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Les  progrès  de  l’art  du  constructeur  de  microscopes  et  les 
applications  nouvelles  de  ccs  précieux  inslriimenlsaux  reclier- 
rtics  scientifîques,  à l’Iiistologie  particulièremeni,  se  sont 
remarquablement  accrus  depuis  une  vingtaine  d’années  ; 
aussi  l’essai  que  j’ai  lait  |)aiaitrc  en  18  W devait-il  subir  de 
nombreuses  modifications  et  il  comportait  des  développements 
considérables. 

Le  livre  que  je  publie  se  divise  en  trois  parties.  Dans  la 
PREMIÈRE  PARTIE  sout  oxposés  l’emploi  d’instruments,  le 
maniement  de  matières  liquides  ou  solides  liquéfiables  et  la 
mise  en  oeuvre  de  procédés  qui  permettent  d’étudier  les  par- 
ties constituantes  des  tissus  qui  offrent  la  disposition  des  con- 
duits ou  vaisseaux  sanguins,  lymphatiques  et  glandulaires; 
c’est,  en  d’autres  termes,  l'art  des  injections  qui  en  est  le  sujet. 

Dans  la  secoxde  partie,  je  décris  successivement  : 1“  les 
microscopes  simples  et  composés  construits  en  France,  en 
•Angleterre,  en  Allemagne,  en  Hollande,  en  Italie;  2°  les  instru- 
ments et  appareils  accessoires  dont  les  études  microscopiques 

C.  Roux.  Blicrosoope.  a 
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demandent  l’emplui  (labiés  de  travail,  plaques  ou  lames  de 
verre,  lames  creuses  ou  à cuvettes,  cellules  à préparation, 
porte-objels  cl  chambres  ou  cellules  à air,  compresseurs, 
miciolomes,  tables  à trancher,  tranchoirs  et  autres  objets 
servant  à l’exécution  des  coupes  des  tissus  durcis  ou  natu- 
rellement durs,  tant  animaux  que  végétaux,  etc.);  ô”  les  agents 
physiques  et  chimiques  employés  en  micrographie;  4°  la  pré- 
paration et  la  conservation  des  objets  microscopiques.  Une  sec- 
tion spéciale  est  consacrée  à ce  qui  concerne  le  choix  du  micro- 
scope, les  soins  qu’il  faut  lui  donner,  l’éclairage  et  l'examen 
des  objets  observés  à son  aide,  aux  données  générales  relatives 
à l’appareil  de  la  vision,  à la  représentation  et  à la  description 
des  parties  qu’il  nous  décèle,  à l’indication  das  corpuscules  que 
l’on  peut  rencontrer  dans  une  préparation  et  qui  sont  étran- 
gers à ce  qu’elle  doit  montrer,  aux  test-objets,  etc. 

La  troisièmk  et  dernière  PABTre  est  l’exposé  des  applica- 
tions du  microscope  et  de  scs  auxiliaires  à l’anatomie,  à la 
physiologie,  à la  médecine,  à l’histoire  naturelle  animale  et 
végétale,  à la  chimie  et  à l’économie  agricole.  Au  moment  où 
l’importance  des  recherches  histologiques  est  mieux  appréciée, 
au  moment  où  leurs  applications  prennent  une  place  plus 
large  dans  lesétudes  médicales,  où  des  laboratoires  plus  nom- 
breux généralisent  la  connaissance  des  tissus  et  des  liqui- 
des, j’ai  voulu  résumer  l’exposé  des  modes  de  préparation  que 
j’ai  pratiqués  et  enseignés  pendant  de  longues  années.  Cette 
troisième  partie  qui  forme  à elle  seule  la  moitié  de  ce  vo- 
lume n’existait  pas  dans  l’essai  que  j’ai  publié  en  1849.  Cha- 
cun des  groupes  de  corps  invisibles  à l'œil  nu  y est  étudié, 
grâce  à l’emploi  de  l’instrument  qui  grandit  leur  image,  dans 
ses  caractères  distinctifs  et  dans  certains  de  ses  actes  physio- 
logiques. Ces  corps  sont  e»  premier  lieu  les  éléments  anato- 


Digilized  by  Goc^le 


l'RÉKACK. 


Ttl 


miques  des  animaux  et  un  certain  nombre  de  leurs  organes, 
examinés  tant  à l’état  normal  qu’à  l’état  pathologique,  en 
second  lieu  les  liquides  et  les  parties  solides  de  l'économie. 
L’étude  du  sang,  de  la  lymphe,  du  chyle,  des  sérosités,  du 
pus,  du  sperme,  du  liquide  prostatique,  du  liquide  des 
ovisacs,  du  lait,  du  mucus,  de  la  salive,  de  la  hile,  des  ma- 
tières sébacées,  de  l'urine  et  des  dépéts  urinaires,  du  contenu 
intestinal  et  des  fèces,  occupent,  comme  on  le  verra,  une  place 
proportionnée  à leur  importance.  11  en  est  naturellement  encore 
ainsi  des  tissus  et  des  produits  mobidesqui  en  dérivent. 

L’emploi  du  microscope  dans  les  éludes  i)hysiologiques, 
telles  que  celles  qui  concernent  la  contraction  musculaire,  les 
mouvements  des  cils  vihraliles,  le  cours  du  sang  et  divers  au- 
tres phénomènes  physiologiques  ont  particuliérement  aussi 
fixé  mon  attention. 

Une  section  spéciale  est  consacrée  à l’étude  des  animaux 
qui,  dans  le  premier  ilge,  ou  pendant  toute  leur  vie,  restent 
microscopiques.  L’investigation  des  éléments  anatomiques, 
des  tissus  etdes  organes  des  plantes  forme  le  sujet  d’une  autre 
section. 

Parmi  les  faits  dont  le  microscope  décéle  la  connaissance,  on 
peut  encore  signaler  les  altérations  naturelles  ou  frauduleuses 
des  aliments  de  l'homme,  des  tissus  qu’il  fabrique  et  parmi  les 
êtres  dont  il  révéle  l’existence,  les  parasites  invertébrés  et 
végétaux  qui  attaquent  les  animaux  sauvages  ou  domes- 
tiques, les  plantes  cultivées  ou  non. 

Il  existe  enfin  un  grand  nombre  de  composés  dont  les  cris- 
taux ou  les  groupements  cristallins  sont  microscopiques  ; mé- 
langés ou  non  les  uns  aux  autres,  ils  peuvent,  quand  ils  sont 
convenablement  préparés,  nous  montrer  nellemeut  leurs  carac- 
tères distinctifs  d’ordre  cristallographique  et  optique,  insaisis- 
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sables  sans  les  instruments  grossissants.  Une  dernière  section 
est  consacrée  à celte  élude. 

La  partie  iconographique  de  ce  livre  a été  l’objet  de  soins 
particuliers.  Les  instruments  d’un  usage  fréquent  dans  les 
injections,  les  phénomènes  de  la  réfraction  et  de  la  dispersion 
de  la  lumière  par  les  prismes,  la  détermination  du  foyer  et 
de  la  grandeur  des  images  formées  par  des  lentilles,  la  partie 
• optique  et  la  partie  mécanique  des  microscopes,  les  appareils 
à faire  les  coupes  ou  tranches  minces,  l’éclairage  des  objets 
observés  sous  le  microscope,  les  mouchen  volattlex  qu’il  faut 
savoir  distinguer  des  rorps  qu'on  étudie,  les  test-objets,  etc., 
sont  repnîsentés  par  des  figures  multipliées  destinées  à 
rendre  plus  saisissantes  les  descriptions  techniques.  Dans 
la  dernière  partie  également  sont  figurés  des  exemples  de 
diverses  dispositions  anatomiques  normales'on  morbides,  des 
formes  zoologiquesj  qui' permettront  d'interpréter  exactement 
les  aspects  présentés  par  les  préparations,  et  d’en  abréger 
la  description,  car  les  observatenrs  possèdent  deux  moyens 
principaux  pour  faire  connaitre  Icsi  objets  qu'ils  voient 
à ceux  qui  ne  les  ont  pas  sOus  les  yeux,  ou  qui  ne  les  exami- 
nent pas  dans  les  mômes  conditions;  ce  sont  les  descriptions 
et  le  dessin.  Ces  deux  ordres  de  moyens,  qui  tous  les  deux  sont 
unmode.de  transformation  de  la  réalité  en  signes,  se  com- 
plètent réciproquement,  et  sont  d’one  égale  importance  pour 
arriver  à acquérir  une  notion  exacte  des  choses.  Aussi  les  ana- 
tomistes, les  zoologistes,  les  botanistes,  tous  ceux  enfin  que 
l’étude  des  choses  réelles  habitue  à rendre  justice  h qui  de 
droit,  se  font-ils  un  devoir  de  citer  l'origine,  la  date  et  le  nu- 
méro des  figures  d’un  ouvrage  qu’ils  consultent,  avec  autant  de 
rigueur  qu’ils  citent  le  titre,  la  date  d'un  texte.  Cette  régie  à 
laquelle  j'aicherchéà  m'astreindre  rigoureusement  fait  loi  chez 
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tous  les  hommes  de  science  ; car  ils  savent,  par  expérience, 
que  le  dessin  entraîne  un  fini  d’observation  plus  complet  que 
les  descriptions  écrites,  et  que  son  exactitude  est,  plus  en- 
core que  pour  ces  dernières,  en  rapport  avec  la  rigueur  de 
l’examen. 

Les  indications  qui  précèdent  suffisent  pour  montrer  quelle 
est  la  diversité  des  sujets  étudiés  dans  cet  ouvrage.  Celte 
diversité  et  par  suite  l’étendue  de  ce  plan  sont  déterminées 
par  le  nombre  et  la  variété  des  objets  invisibles  à l’œil  nu 
que  rhonime  est  obligé  de  connaître. 

' Ces  indications  montrent  aussi  qu’un  traité  de  ce  genre  a 
sa  place  autant  dans  un  laboratoire  que  dans  une  bibliothè- 
que. Faisons  remarquer  à cet  égard  que  ceux  qui  sont  appelés 
à se  servir  pour  la  première  fois  du  microscope  devront  en 
se  guidant  sur  la  table  des  matières,  voir  d’abord  en  quoi  con  • 
sislenl  la  partie  mécanique  et  la  partie  optique  de  cet  instru- 
ment, quels  sont  les  usages  de  chacune  de  ces  parties,  tant 
fondamentales  qu’accessoires.  Une  fois  l’instrument  en- 
tre les  mains,  on  étudiera  le  mécanisme  de  toutes  ces  pièces 
en  SC  servant  de  préparations  toutes  faites,  après  avoir  eu  re- 
cours aux  chapitres  concernant  l’examen  des  préparations  en 
général,  lesgrossisseiiieiits  à employer  pour  observer  chacune 
d’elles,  puis  à ceux  qui  sont  relatifs  à l’interprétation  de 
l’aspect  desol)jels,  selon  qu’ils  sont  vus  à l’aide  de  la  lumière 
transmise  uaturclle  ou  polarisée,  ou,  au  contraire,  à l’aide 
de  lu  lumière  réllécbie. 

Chacun  pourra  ensuite  passera  l’exécution  de  préparations 
fraîches  ou  extemporanées,  en  se  guidant  sur  les  indications 
données  dans  les  chapitres  traitant  de  ce  sujet  en  général,  de 
l’emploi  des  réactifs  chimiques  et  en  particulier  des  moyens  de 
conservation  des  objets  préparés, 

a. 
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Lorsqu’on  voudiii  se  livrer  à des  rceliercties  aulics  que 
celles  qui  concernent  la  simple  vérification  des  faits  les  plus 
communément  constatés  on  prendra  pour  guide:  I"  les  cha- 
pitres auxquels  on  vient  de  renvoyer,  2“  cçux  qui  trai- 
tent des  môvTîn*' inécanijfues,'' physiques  et  chimiques  em- 
ployés pour  faire  les  préparations,  ô"  enfin  les  articles 
consacrés  à la  jnéparation  de  tel  on  tel  tissu  animal  ou  végé- 
tal, de  tel  être  en  particulier,  etc. 

On  arrive  graduellement  ainsi  à vaincre  chacune  des  diffi- 
cultés que  présente  l’éducalion  del'ccil  et  de  la  main  et  celles 
qui  tiennent  à ce  (|ue  toute  donnée  complexe  fournie  par  l’ob- 
servation, exige,  pour  être  bien  interprétée,  l’acquisition  an- 
técédente des  faits  plus  simples  de  la  l•éunion  desquels  cette 
donnée  est  en  quelque  sorte  la  résultante,  ou  si  l’on  veut 
l’expression  synihétique.  ' • '''  ' ' 

Ce  traité  a, comme  on  le  voit,  été  conçu  dans  la  pensée  d’être 
utile  aux  étudiants,  aux  médecins,  aux  iialuralistes  et  de  les 
guider  dans  l’observation.  Puisse  ce  but  avoir  été  atteint.  / 

Cil.  liOBlX.'  ' 

I 

S 'ptt  Jiihri:  I87u. 
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2til 
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de  fer,  3t5.  — Chlorure  mcrcurigue  (dcuto^chlonirc  ou 
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DU  MICROSCOPE 

DES  üfJECTiONS  ET  DE  LEURS  ArRLICATlOÜS 

AUX  SCIENCES  NATURELLES  ET  A LA  PATHOLOGIE 


PRÉLIMINAIRES 


1.  Les  moyens  d'exploration  en  anatomie  générale  sont,  les 
uns,  mécaniques  cl  physiques;  les  autres  se  rapprochent  davantage 
des  procédés  chimiques.  Leur  emploi  a pour  résultat  de  nous  faire 
connaître  les  propriétés  correspondantes  des  éléments  anatomi- 
ques et  des  tissus. 

Parmi  les  premiers  se  rangent  l'art  de  disséquer,  l'emploi  des 
loupes  et  des  microscopes  destinés  au  perfectionnement  de  l’organe 
'de  la  vision,  l'action  de  la  chaleur,  etc.  Les  moyens  chimiques 
consistent  dans  l'usage  de  nombreux  réactifs  de  nos  laboratoires, 
auxquels  il  faut  joindre  les  moyens  onjanolepliques , c’est-à-dire 
l’emploi  méthodique  des  sens  de  l’odorat  et  du  goût,  introduits  par 
M.  Chevreul  cl  adoptés  par  tous  les  chimistes. 

2.  L’art  de  disséquer,  procédé  général  d’exploration  anato- 
mique, présente  (|uclqucs  particularités  en  anatomie  générale, 
qu'il  suffit  de  signaler  en  quelques  mots.  Lorsque,  par  exemple, 
il  s’agit  d'observer  les  éléments  anatomiques  d’un  tissu,  il  faut 
isoler  celui-ci  autant  que  possible  de  tout  autre,  afin  de  ne  pas  être 
embarrassé  par  des  objets  étrangers  à celui  qu’on  étudie.  11  faut  en- 
suite en  prendre  une  parcelle  aussi  petite  que  possible,  soit  dans 
un  point  quelconque  de  l’organe,  soit  apfés  l’avoir  isolée  autant  qu’on 
le  peut  à l’aide  d’une  dissection  préalable  faite  à l’œil  nu  ou  sous 
la  loupe  ; tel  est  le  cas  des  acini  des  glandes  en  grappe,  des  glandes 
de  Bruimer,  des  glandes  de  la  peau  ou  de  l’aisselle,  etc. 

C.  Roiu.  — Nicroacopc.  1 
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Souvent,  îilors,  il  faut  faire  la  dissecUon  sous  l'eau,  r|iii  permet 
de  mieux  isoler  les  parties,  principalement  <lans  l’ùtude  liistologi- 
que  des  tissus  du  ftelus,  dans  celle  des  membranes,  des  vais- 
seaux, eic.,  pourvu,  toutefois,  qu'on  afl  constaté  rinnocuilê  de  l'eau 
sur  les  éléments  du  tissu.  Ainsi,  la  rétine  devient  blanclie  et  opaque 
par  l’action  do  l'eau,  de  demi-lrans|)arente  (lu’elle  était,  et  ses  élé- 
ments s’altèrrMil  ; il  en  est  à jieu  pi-és  de  même  chez  certains  em- 
brvons  très-jeunes.  Ce  moyen  ne  vaut  encore  rien  quand  on  veut 
examiner  des  tissus  dont  les  vaisseaux  doivent  rester  pleins  de 
sang;  tel  est  souvent  le  tissu  [ilacentaire,  celui  de  certaines  glandes 
et  d’autres  encore. 

Eulin  la  dissection  nous  sert  à reconnaître  l’élendue  et  la  disjio- 
silion  absolue  ou  réciproque  des  divers  systèmes  de  tissus,  leur  dis- 
tribution dans  l’écunomie  animale,  eIc. 

5.  l’armi  les  parties  constituantes  élémentaires  des  tissus,  dispo- 
sées sous  forme  de  conduits  ou  de  vaisseaux,  il  en  est  qui,  interposées 
aux  artères  et  aux  veines  visibles  é l’œil  nu,  ne  |)euvenl  être  bien 
étudiées,  même  à l’aide  des  instruments  grossissants,  (pi'autant  qu'on 
les  a rendues  aisément  visibles  en  les  remplissant  d’une  matière 
opaque  ou  encore  transparente,  mais  d’une  couleur  qui  tranclie  sur 
celle  des  autres  parties,  bidépendamment  de  ces  conduits,  appelés 
capillaires  sanguins , les  cai>illaires  lymphatiques  et  les  c.anaux 
excréteurs  de  certaines  glandes  doivent  être  traités  de  la  même 
manière  pour  que  leur  distribution  puisse  être  suivie.  La  réplétion 
de  ces  vaisseaux  exige  l’emploi  d’instruments,  le  maniement  de 
matières  liquides  ou  solides  liquéfiables  et  la  mise  en  œuvre  de 
jn’océdés  dont  l’ensemble  constitue  ce  qu’t)ii  appelle  Vart  des  in- 
jections. Il  représente  une  branche  importante  de  l'art  anaUnnique 
OH  des  dissections;  la  première  jiartie  de  ce  volume  lui  sera  exclu- 
sivement consacrée.  Il  sera  surtout  quoslit)ii  ici,  il  est  vrai,  de  l’in- 
jection despetits  vaisseaux,  c’est-à-dire  des  injections  faites  au  point 
de  vue  de  l’étude  des  tissus;  mais  comme  les  capillaires  ne  peu- 
vent être  remplis  que  par  rinteianédiaire  des  gros  vaisseaux  avec  la 
cavité  et  la  paroi  desquels  les  leurs  sont  en  continuité,  l’injection 
des  uns  ne  diffère  pas  essentiellement  de  celle  des  antres.  La 
grandeur  des  appareils,  le  choix  de  certaines  matières  et  du  vais- 
seau dans  lequel  celles-ci  doivent  être  poussées,  sont  les  seules 
choses  en  fait  qui  changent  alors. 
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DES  INJECTIONS' 


CHAPITRE  PREMIER 


D«  l’eMiiieii  microscoplqne  des  iojDctioiis  naturonea  «t  de  In 
• circalatioa. 

A.  Iæ  disposilioii  des  vaisseaux  capillaires,  des  réseaux  lyin- 
phatiipics  et  de  quelques  autres  canaux,  ne  peut  être  étudiée  coni- 
pléteiueiit,  si  l’uu  n'a  coloré  les  parois  par  l’iniliihition,  ou  rempli 
les  conduits  avec  diverses  matières  : c'est  le  procédé  de  l'injection. 

Cependant,  en  se  plavant  dans  certaines  conditions,  il  est  pos- 
sible de  voir  les  artérioles,  les  veinules  et  le  réseau  des  capillaires 
saii‘:uins  sur  le  vivant,  grâce  aux  globules  colorés  (|ui  circulent. 
Cette  méthode  est  surtout  utile  en  physiologie,  le  nombre  des  or- 
ganes et  des  tissus  propres  à ce  genre  de  recherches  étant  trop 
restreint  pour  qu’elle  rende  de  grands  services  à l'anatomie.  Le 
spectacle  de  la  circulation  est  tellement  attrayant  et  présente  des 
sujets  d'étude  si  importants  pour  les  physiologistes,  qu’il  faut  con- 
naître, avant  tous  les  autres,  ce  mode  d’examen  des  vaisseaux. 

.Sur  une  plaque  de  liège  longue  de  20  centimètres,  large  de 
10  et  de  I centimètre  d’épaisseur,  on  pratique  un  orifice  à bords 
nets,  de  forme  triangulaire  et  un  peu  plus  petit  que  In  membrane 
intcrdigitale  tles  pattes  postérieures  de  la  grenouille.  Celle-ci  est 
fixée  par  des  épingles  sur  la  plaque  de  liège , et  la  patte  que  l’on 
veut  examiner  est  placée  sur  l'orifice  et  maintenue  prés  des  bords 
par  de  fines  épingles  plantées  dans  l’extrémité  des  doigts  surtout. 
On  verse  sur  la  membrane  quelques  gouttes  d’eau , on  ajoute  nn 
verre  mince,  et  rexamen  microscopique  peut  commencer.  Il  est 
également  possible  de  placer  la  lame  mince  la  première  et  faire 

* Par  MM.  Ch.  lUihiii  Lofrro». 
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glisser  l’eau  entre  elle  el  la  niciiihranc  interJigitalc  ou  la  langue. 
C’est  ainsi,  du  reste,  qu’on  remplace  cette  eau  quand  elle  s'éva|)ore. 
On  verra  de  la  inênie  laçon  la  langue  et  le  inésenlère.  Sur  ce  dernier; 
il  faut  rechercher  sur  le  côté  des  petits  vaisseaux  sanguins,  des 
artérioles  surtout,  les  canaux  lymphatiques  n|)pliqué.s  eoutre  eux  et 
étudier  le  courant  de  la  lymphe,  qui  est  d’iiiie  grande  lenteur  et 
(|ui  a lieu  en  sens  inverse  du  courant  artériel. 

I.a  circulation  dans  les  poumons  se  distingue  également  fort  bien 
sur  les  tritons,  les  grenouilles,  etc.,  mais  il  faut  éviter  de  piquer  ces 
organes  on  les  place  simplement  au-dessus  de  la  fenêtre  taillée  dans 
le  liège,  carils sont  assez  transparents  pour  permettre  l’examen  dans 
ces  conditions.  On  peut  aussi  les  mouiller  et  les  recouvrir  d’une  la- 
melle de  verre  mince.  Il  est  même  possible  de  fendre  el  d'étaler 
ces  organes  comme  on  le  fait  pour  la  langue  des  grenouilles,  et  cela 
sur  les  batraciens,  les  lézards,  les  couleinres,  etc.,  paralysés  par 
quelques-uns  des  moyens  indiqués  ci-aprés.  Pour  cela,  après  avoir 
fait  saillir  le  poumon  vésiculeux  plein  d’air  hors  de  la  cavité  thora- 
co-abdominale, on  le  cautéri.se  longitudinalement  à l'aide  d’un  sty- 
let rougi  au  feu,  pour  empêcher  toute  hémorrhagie.  On  incise  alors 
la  poche  respiratoire  au  milieu  de  cette  bande  cautérisée.  On  fixe  le 
poumon  étalé  avec  de  fines  épingles  plantées  dans  le  bord  cautérisé 
[)our  éviter  le  plus  possible  les  hémorrhagies'.  On  lui  superpose 
une  lame  de  verre  au-dessous  de  laquelle  on  lait  glisser  de  l’eau  ou 
mieux  quelipic  sérosité  transparente  telle  que  l’humeur  aqueuse 
ou  le  liquide  suintant  du  corps  vitré  des  mammifères,  etc. 

Ces  moyens  facilitent  surtout  les  recherches  physiologiques,  telles 
que  l'élude  du  cours  du  sang  en  général,  du  transport  des  globules 
rouges  et  blancs,  les  mouvements  des  cils  vibralilos  sur  les  épithé- 
liums pulmonaires,  etc.  Nous  les  donnons  néanmoins  ici.,  parce 
qu’ils  pernietleut  en  même  temps  de  voir  mieux  que  tout  autre  la 
réelle  dispositfon  anàtomiqiie  des  capillaires  dans  ces  divers  or- 
ganes, aulantsousle  point  de  vue  de  eurs  propres  dimensions  qu’en 
ce  qui  touche  la  forme  et  la  grandir  de  leurs  mailles',  leui's 
rapports  avec  d’autres  éléments  du  tissu  étudié,  etc. 

Pour  les  études  de  cet  ordre,  surtout  quand  il  s’agit  de  recherches 
physiologiques  qui  doivent  durer  quelques  heures,  il  faut  avoir  soin 

' tliuis  toutes  cos  rcclierclipf , li>s  épingles  fines  servnnl  à piquer  les  insecti’s  nu 
à pratiquer  Ic«  sutures  cliiriirgieale.s  sont  Irés-uliles.  On  les  coupe  ensuite  jiussi 
prés  de  1.1  pointe  qu'il  est  nécessaire,  à l’aide  d une  pince  ou  tenaille  coupante,  a 
traïu'Iiaut  oblique 
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d’employer  des  plaques  de  liège  fin,  pour  que  les  épingles  puissent 
èlre  piquées  solidement  et  exactement  à l’endroit  même  où  il  est 
besoin  que  la  membrane  e.xaminée  soit  fixée.  Le  liège  grossier  ne  se 
prête  pas  à ces  exigences  en  raison  des  numbreux  trous  pleins  de 
cellules  du  snber  désagrégées  qu'il  présente.  J’ai  vu  les  anatomistes 
et  les  physiologistes  de  Stockholm  remplacer  avantageusement  les 
moyens  précédents  habituellement  employés  par  le  suivant. 

Sur  une  lame  porte-objet  du  microscope,  ils  collent,  avec  du  baume 
du  Canada,  de  la  cire  à cacheter  ou  du  bitume  de  Judée,  une  rondelle 
mince  du  Polyixtrus  boreaUs  Fries,  percée  d'un  trou  de  la  largeur 
voulue  pour  la  grandeur  de  la  membrane  vivante  é examiner.  On  peut 
aussi  limiter  cet  espace  par  (pialre  bandeleltes  du  tissu  de  ce  cham- 
pignon, qui  est  blanc,  très-bomogéne,  se  laisse  piquer  aisément,  et 
qui,  par  l’homogénité  et  la  consistance  de  son  tissu,  maintient  avec 
force  les  aiguilles,  lors  même  qu’elles  ne  sont  enfoncées  que  sur  une 
profondeur  de  2 millimétrés  ou  environ.  On  maintient  de  la  sorte 
les  membranes  entre  deux  couches  de  li(|uide,  l’une  re|irésenlée 
par  l’espace  que  circonscrit  le  tissu  du  champignon  et  la  bande 
de  verre  porte-objet, ‘l’autre  par  la  goutte  d’eau  que  l’on  place  sous 
la  lamelle  mince  supérieure.  Il  est  probable  que  d’autres  Polypores 
û tissu  compacte  pourraient  remplacer  le  Volijporus  borealis,  qui 
n'est  commun  que  dans  le  Nord  et  en  Suisse. 

La  queue  des  têtards  ou  des  poissons  peut  être  utilisée  pour  ces 
observations  comme  la  patte,  et  la  langue  des  grenouilles,  ainsi  que 
celle  des  salamandres  de  petite  taille  qui  sont  peu  pigmentées.  Il 
en  est  de  même  pour  les  branchies  extérieures  de  leui's  larves  ou 
têtards.  Chez  ces  dernières,  les  globules  sanguins  sont  trés-voln- 
mineux,  et  on  voit  tous  les  détails  de  la  circulation  avec  un  faible 
grossissement;  on  utilisera  également  leur  mésentère. 

(’>.  Les  efforts  de  l’animal  obligent  de  l’attacher  sur  la  plaqub 
de  liège  soit  avec  une  bandelette  d’étoffe,  soit  avec  des  épingles 
plantées  dans  la  peau  des  pattes  autérieures,  de  la  tète  et  des 
cotés  du  corps.  Mais  les  hémorrhagies  souvent  déterminées  par  ces 
épingles  et  les  mouvements  qui  ne  sont  jamais  coinpIéteineiU 
enqiéchés  de  la  sorte,  gênent  souvent  l’observateur  et  troubltiit  In 
circulation.  Il  est  préférable  d’examiner  des  animaux  rendus  coni- 
|détement  immobiles  par  le  curare  ou  le  cbloroforine;  un  évite  par 
là  l’emitloi  des  liens  et  des  é|dngles,  ou  au  moins  les  violents  mou- 
vements de  l’animal , qui  non-seulement  gênent  l’observation  en 
changeant  de  place  l’organe  examiné  par  rapport  au  foyer  de  l’ob- 
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joclif,  mais  oncoro  amcnènent  la  déchirure  des  lissus  vivants  au 
point  où  les  épingles  les  traversent. 

Quelques  gouttes  de  chloroforme  ou  d'une  solution  de  curare 
sous  la  peau  suffisent  pour  immobiliser  une  grenouille  pendant 
deux  ou  trois  heure.s.  On  injecte  le  curare  en  solution  avec  une 
seringue  do  Pravaz,  ou  on  en  place  une  parcelle  sous  les  téguments; 
quelques  gouttes  suffisent  pour  déterminer  une  prompte  immobilité. 
On  obtient  encore  celle-ci  sans  arrêter  la  circulation  par  la  section 
du  bulbe,  et  chez  les  batraciens  particuliérement  en  plongeant  une 
aiguille  à dissection  entre  les  deux  yeux  parallèlement  à la  colonne 
vertébrale,  et,  en  lui  imprimant  les  mouvements  nécessaires,  on 
déchire  rencéphale  pour  empêcher  ainsi  les  mouvements  volon- 
taires de  l’animal. 

Si  les  recherches  doivent  être  faites  successivement  sur  plusieurs 
grenouilles,  on  pourra  les  placer  d’abord  dans  un  vase  contenant 
de  l’eau  et  quelques  gouttes  de  chloroforme  ou  d'éther  sulfurique 
pour  les  anesthésier;  on  agira  de  même  pour  les  têtards,  les  sala- 
mandres, les  poissons. 

Cdiez  les  mammifères,  une  semblable  étude  ne  peut  être  faite  que 
sur  le  mésentère  et  après  de  graves  lésions  qui  abrègent  la  durée 
possible  do  l'examen,  car  le  sang  cesse  assez  rapidement  do  circu- 
ler. Exceptons  la  chauve-souris,  dont  les  ailes  membraneuses  se  prê- 
tent facilement  à ce  genre  d'observation.  Toutefois,  à l'aide  du  cu- 
rare injecté  sous  la  peau,  on  rend  l’examen  de  la  circulation  dans  le 
mésentère  des  animaux  de  cette  classe  assez  facile,  et  on  peut  le 
continuer  longtemps,  surtout  sur  les  nouveau-nés  ou  les  jeunes. 

Citons  encore,  comme  application  de  ce  procédé  à l’étude  de  la 
circulation  , l'examen  des  petits  annèlides  vivants  dont  le  sang  est 
coloré,  les  Nais,  par  exemple,  sur  lesquels  on  constate  les  contrac- 
tions péristaltiques  des  gros  et  des  petits  vaisseaux. 

7.  Il  arrive  fréquemment  de  trouver  sur  des  cadavres  des  organes 
injectés  naturellement  ; dans  certaines  maladies  où  le  sang  est  al” 
téré,  une  coagulation  plus  ou  moins  complète  se  forme  dans  les  ca- 
pillaire.i,  de  sorte  qu’au  moment  de  la  mort,  les  artérioles  ne 
peuveiTl  plus  se  vider  comme  d’ordinaire.  On  [irofitera  de  ces  injec- 
tions naturelles  que  l’on  peut  provoquer  chez,  les  animaux  en  liant 
d’abord  les  veines  principales  d’un  organe  ou  d'un  membre,  puis, 
es  artères  peu  de  temps  avant  de  les  scarifier.  En  iilaçant  ces 
tissus  injectés  dans  un  mélange  d'eau  et  de  percblorure  de  fer 
(lOgrammes  de  percblorure  de  fer  liquide  pour  100  grammes  d'eau). 
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on  olilieiil  d’assez  belles  prépariitions  des  vaisseaux  qui  apparaissent 
remplis  de  sanj;  coagulé. 

Ces  moyens  d’étudier  la  disposition  des  vaisseaux  sont  exception- 
nels ; le  procédé  ordinaire  est  l'injection  artificielle  de  matières  di- 
versement coloré(?s. 


CHAPITRE  II 

Des  caractères  anatomiques  qne  nons  enseii^nt  les  injectieaa. 

8.  Pour  injecter  des  vaisseaux  capillaires,  des  canaux  glandu- 
laires, des  réseaux  lynqtliatiques,  de  façon  qu’on  puisse  durcir  les 
pièces,  pratiquer  des  coupes,  examiner  et  conserver  les  prépara- 
tions, il  faut  des  instruments,  des  matières  colorantes  et  des  véhi- 
cules convenables,  on  doit  s'entourer  de  mille  précautions,  enfin, 
c’est  un  art  vérilablc  qui  doit  être  familier  à tous  les  anatomistes. 
Mais  avant  d’étudier  cette  partie  de  notre  sujet  il  importe  d’exa- 
miner dans  quel  but  nu  remplit  ces  conduits. 

Le  but  des  injections  eti  anatomie  générale  est  de  nous  faire 
connaître , en  premier  lieu  , la  vascularité  absolue  des  tissus,  les 
uns  par  rapport  aux  autres,  sans  distinction  des  artères  et  des  veines; 
en  second  lieu,  la  quantité  et  le  volume  relatif  de  ces  deux  ordres 
de  vaisseaux  et  souvent  en  outre  des  lymphatiques  ; enfin,  en  troi- 
sième lien,  la  forme  spéciale  des  mailles  qui  constituent  les  réseaux 
vasculaires,  principalement  de  celles  des  capillaires.  C’est  ce  qu’on 
appelle  quelquefois  le  mode  de  te.rnünaison  des  vaisseaux,  qui,  en 
général,  présente  un  cachet  particulier  dans  chaque  tissu  et  in- 
dique par  conséquent  des  différences  de  texture  , lesquelles  coïn- 
cident toujours  avec  des  différences  de  propriétés.  Cette  forme  spé- 
ciale des  réseaux  vasculaires  et  certaines  dispositions  des  capil- 
laires , sont  donc  imporlanfes  à bien  connaître,  surtout  dans  plu- 
sieurs glandes  et  diverses  muqueuses. 

9.  Du  reste,  dans  quelque  tis.su  que  ce  .soit,  lorsqu’on  étudie  les 
vaisseaux  dans  un  seul  ordre  d’organes  ou  de  tissus,  ou  bien  les 
vaisseaux  indépendamment  des  autres  éléments  organiques,  on  est 
surpris  du  peu  de  résultats  auxquels  on  e.st  conduit,  et  ouest  forcé 
de  reconnaître  que  les  parties  dans  lesquelles  on, s’attendait  à tixm- 
verdes  différences  de  vascularité considérablesse  ressemblent  beau- 
coup. Ce  fait  est  frappant  pour  les  glandes  en  grappe,  par  exemple, 
pour  les  séreuses,  etc.  Ce  n’est  qu’en  tenant  compte  des  autres  élé- 
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menls  qui  consliluciil  les  tissus  qiio  l'on  est  appelé  à constater  des 
différences  qui  primitivement  avaient  écliappé,  ou  à tenir  compte  de 
celles  qui  avaient  paru  d’abord  insignifiantes.  En  cola  comme  pour 
toute  autre  question  anatomique,  les  spécialités  ne  conduisent  à 
rien  d’utile,  et  ne  laissent  dans  la  mémoire  que, le  souvenir  du  plus 
ou  moins  d’élégance  dans  l’arrangement  des  fibres  ou  des  vaisseaux. 

10.  La  nécessité  de  remplir  les  vaisseaux  capillaires  d’une  ma- 
nière aussi  parfaite  que  possible  fait  que  ces  injections  sont  plus 
difficiles  à faire  que  celles  qu’exige  l’anatomie  descriptive.  Mais,  en 
général,  on  a beaucoup  trop  de  tendance  ii  croire  aux  secrets  que 
possèdent  tels  ou  tels  anatomistes  pour  parv'enir  à faire  de  belles 
injections,  cl  il  ne  faut  avoir  aucune  confiance  en  ceux  qui  se 
plaisent  û propager  celle  croyance.  Les  seuls  secrets  pour  réussir 
consistent  dans  l’emploi  de  bons  instruments  et  de  matières  soi- 
gneusement préparées;  le  secret  principal,  c’est  la  patience. 

11.  Il  ne  faut  pas  croire  que  l'on  puisse,  dés  les  premiers  jours, 
réussir  une  injection,  ou,  celle-ci  étant  faite,  arriver  de  suite  à en 
tirer  tout  le  parti  possible.  Le  temps  seul,  et  de  nombreuses  écoles 
peuvent  apprendre  tous  les  minutieux  détails  dont  il  faut  tenir 
compte  pour  parvenir  an  premier  but.  D’autre  part , ce  n’est  qu’a- 
prés  avoir  disséqué  plusieurs  fois  les  mêmes  genres  de  tissus  in- 
jectés, que  l’on  peut  juger  exactement  des  différences  et  des  analo- 
gies qui  existent  entre  ce  que  l’on  a sous  les  yeux  et  ce  qu’on  a 
déjà  vu,  pour  en  tirer  des  conclusions  anatomiques,  physiologiques 
ou  pathologiques. 

Ces  considérations  font  reconnaiire  que  nous  devons  étudier  d’a- 
bord les  conditions  qu’il  faut  remplir  pour  rendre  les  tétonnements 
le  moins  nombreux  possible.  Les  unes  se  rapportent  aux  instru- 
ments et  aux  matières  à employer;  d’antres  sont  anatomiques, 
elles  concernent  l’organe  ou  l'animal  que  l'on  veut  injecter. 

12.  Quand  aux  conditions  à remplir  pour  tirer  tout  le  parti  pos- 
sible des  injections,  outre  celles  de  pure  méthode,  que  nous  avons 
signalées  d’une  manière  générale  et  .se  rapportant  à tous  les  genres 
d'études  aussi  bien  qu’à  celui  ci,  il  en  est  quelques  autres  qui  sont 
relatives  à la  préparation  elle-même  et  que  nous  signalerons  pics 
loin. 

Nous  n’indiquerons  pas  seulement  les  procédés  que  nous  avons 
adoptés,  nous  y joindrons  les  principales  méthodes  connues.  Pour 
les  matières  à injections,  il  nous  sera  d'autant  plushicile  d’apprécier 
les  diverses  formules, que  nous  les  avonstonjours  soumises  à l’essai.. 
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CHAPITRE  III 


Des  inslmments  à employer  pour  faire  les  iajectiona. 


ARTICLE  I".  INSTRUMENTS  PRINCIPAUT. 

1 5.  De  tous  les  appareils  (|ui  ont  été  conseillés,  la  seringue  est  cer- 
lainenieiit  le  plus  usité.  L’habitude  d’employer  cet  insti'uinent  dans 
les  injections  des  gros  vaisseaux,  la  siitiplicité  du  manuel  opéra- 
toire l’ont  fait  généralement  adopter.  Pour  cette  raison,  nous  la 
décrirons  cTabord,  quoique  ce  procédé  d'injection  soit  inférieur  à 
d'autres  que  l’on  trouvera  plus  loin. 

plupart  des  injections  nécessaires  en  anatomie  générale  n’exi- 
gent pas  de  grandes  quantités  de  matières,  car  on  se  propose  le  plus 
souvent  de  remplir  les  vaisseaux  d'un  organe  d’une  portion  limitée 
du  coiqis  ou  d'un  petit  animal;  on  n’a  par  conséquent  besoin  que 
de  petites  seringues.  Lors  même  qu’une  plus  grande  quantité  de 
matières  devrait  être  injectée,  il  serait  encore  préférable,  à cause 
de  la  facilité  du  maniement,  d’employer  une  petite  seringue  que 
l’on  remplirait  autant  de  fois  qu’il  serait  nécessaire,  en  ayant  soin 
de  fermer  le  robinet  de  la  canule  chaque  fois  qu’on  retire  l’instru- 
ment, ou  tout  simplement  d’enfoncer  un  fosset  qui  empêchera  le 
reflux  des  matières. 

Serinyues  à main. 

{i.  Les  serin  (/lies  à main  sont  les  seringues  qui  portent,  dans 
la  maison  Charriére,  les  numéros  0,  1,2  et  ô,  c’est-à-dire  d’une 
capacité  de  ôO,  00,  120  et  200  grammes  d’eau.  Les  [dus  utiles  sont 
les  numéros  1 et  2.  Elles  se  composent  fpl.  I,  fig.  1),  du  corps  a, 
du  porte-canule  b,  de  la  virole  c,  et  du  piston  d. 

Corjis  de  la  serinyue. 

1"  Le  corps  doit  être  en  laiton  ou  en  maillechort  ; il  doit  être 
tout  à fait  uni,  si  ce  n’est  vers  le  tiers  supérieur,  où  il  doit  porter 
une  oreille  circulaire,  unie  ou  à six  pans  (e  e),  qui  sert  de  point 
d’appui  à l’index  et  au  médius,  quand  on  est  obligé  de  remplir  la 
seringue  d’une  seule  main,  ce  (|ui  arrive  souvent,  pendant  que  le 
police,  passé  dans  raimeau  du  manche  du  piston,  le  tire  en  arrière. 
Elle  .sert  aussi  quand  le  pistou,  arrivé  presque  au  fond  de  la  seringue, 
ne  laisse  plus  assez  de  force  aux  doigts  trop  rapprochés  pour  exercer 
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une  pression  énergique  ; on  |)orle  alors  l’imlex  et  le  médius  derrière 
cette  oieille.  L’extrémité  du  corps  doit  avoir  la  forme  arrondie  in- 
diquée par  la  tigure  (pl.  I,  fig.  I),  c’est-;i-dirc  dépourvue  des  sail- 
lies qu’elle  porte  sur  la  j)lupart  des  modèles  adoptés  autrefois  et 
même  encore  par  beaucoup  de  fabricants. 

Porle-cantile. 

2°  Le  fmrle-caniile  h doit  être  continu  avec  le  corps  et  tout  A fait  dé- 
pourvu de  cannelures  ou  de  moletlessaillantesA  sa  jonction  à ce  der- 
nier, b',  contrairement  à ce  qui  existe  dans  presque  toutes  les  serin- 
gues afin  de  les  rendre  élégantes.  En  effet,  les  saillies  gênent  quand 
il  s'agit  de  placer  la  seringue  profondément  dans  l’intérieur  d’un 
animal,  ou  d’injecter  un  vaisseau  adhérent  à un  os,  la  colonne  ver- 
tébrale d’un  petit  animal,  etc.  De  plus,  souvent  dans  ces  circon- 
stances, il  suffit  d’un  très-petit  mouvement  pour  rompre  le  vaisseau, 
des.serrer  la  ligature  de  la  canule  ou  faire  sortir  celle-ci  du  vais- 
seau, etc. 

Comme  il  faut  qu’on  puisse  sortir  et  faire  entrer  facilement  la 
seringue  sur  la  canule  fixée,  le  porte-canule  doit  jouer  à frottement 
sur  c*'lle-ci  sans  tour  de  vis.  En  s'aidant  de  pinces  ou  des  doigts, 
on  peut  rendre  l’adliérence  toujours  assez  forte  par  ce  moyen  très- 
simple,  qui  évite  plus  les  dérangements  de  la  canule  que  les  porte- 
canule  à baïonnette  ou  à vis. 

Les  vis  sur  le  porte-canule,  sont  nécessaires  pour  les  seringues 
plus  grosses  que  les  précédentes  et  qui  exigent  l’emploi  des  deux 
mains  ; mais  à l’aide  de  rondelles  de  cuir,  on  fait  en  sorte  qu’il  n’y 
ait  besoin  que  d’un  demi-tour  ou  d’un  tour  seul  pour  fixer  Ja  se- 
ringue sur  la  canule.  Pour  ces  seringues  aussi  le  robinet  du  porte- 
canule  se  fixe  sur  lui  de  la  même  manière  ; et  à son  tour,  il  s’adapte 
aux  canules  connue  il  vient  d’être  dit,  afin  de  pouvoir  être  laissé  al- 
taebé  A volonté  sur  la  canule  on  sur  la  seringue.  Pour  les  premières 
dont  nous  avons  parlé,  le  robinet  (pl.  I,  fig.  6)  se  fixe  et  se  détache 
delà  même  manière,  mais  par  le  frotteincnl.seul,  l’une  de  ses  extré- 
mités se  plaçant  sur  le  porte-canule,  et  l’autre  semblable  A celui-ci 
pénétrant  dans  les  canules.  Mais  le  robinet  ne  doit  pas  être  fixé  à la 
seringue;  car  alors  il  gêne  souvent,  .surtout  quand  il  s'agit  d'injec- 
ter de  petits  animaux,  on  profondément  dans  la  cavité  abdominale. 

Virole. 

3"  La  virole  c doit  être  pourvue  d’une  oreille  circulaire  A six  ou 
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huit  pans,  destinée  à servir  de  point  d'appni  A la  seringue,  sur  le 
médius  et  l'index,  quand  le  poue,e  presse  sur  le  piston.  Si  elle  ne 
porte  pas  d'oreille,  les  doigts  glissent  sur  elle,  surtout  quand  ils 
sont  mouillés  ; si  l’oreille  n'est  pas  taillée  à pans,  elle  laisse  rouler 
la  seringue  dés  qu'on  ne  la  place  pas  sur  un  plan  horizontal. 

Piston . 

4“  Le  piston  d est  formé  d'une  tige  ou  manche  cylindrique  qui 
glisse  exactement  dans  l'orifice  central  de  la  virole  ; son  extrémité 
libre  porte  un  anneau  f,  qui  doit,  pour  toutes  les  seringues,  per- 
mettre l’entrée  du  pouce,  de  manière  à ce  que  ce  doigt  trouve  là  un 
solide  point  d'appui.  Un  simple  bouton,  quelle  que  soit  sa  forme, 
est  toujours  insuffisant,  parce  qu’il  laisse  glisser  les  doigts,  qui 
sont  toujours  gras  ou  mouillés.  Dans  les  seringues  volumineuses, 
qui  ne  peuvent  être  employées  à la  main,  c’est  un  large  bouton  de 
bois  qui  permet  de  pousser  avec  la  poitrine,  les  deux  mains  fixant 
fa  seringue.  Les  seringues  de  200  grammes  de  capacité  ont  ordi- 
nairement un  bouton  de  ce  genre;  mais  ei>tnme  elles  sont  encore 
assez  courtes  pour  être  employées  à la  main,  il  vaut  mieux  le  faire 
remplacer  par  un  anneau,  parce  qu’il  est  toujours  important  d'a- 
voir une  main  libre.  Le  manche,  dans  cette  di'rniérc  surtout,  doit 
être  aussi  court  que  possible,  afin  que  la  main  n'ait  pas  besoin  d’étre 
trop  étendue  pour  atteindre  l’anneau. 

ir>.  La  partie  la  plus  importante  est  le  piston  proprement  dit 
(pl.  1,  fig.  2 et  ô)  qui  doit  glis.scr  en  remplissant  exactement  le  corps 
de  la  seringue.  Les  pistons  à parachute,  tels  que  M.  t'haiTiérocn  a 
introduit  l'usage,  remplissent  toutes  les  conditions  nécessaires,  et 
une  fois  qu'on  s’eu  est  servi,  on  ne  peut  plus  en  employer  d'autres. 
Ils  sont  formés  de  deux  rondelles  de  cuir  a a,  fixées  au  milieu  du  pis- 
ton à l'aide  de  deux  pièces  qui  constituent  la  charpente  de  celui-ci  et 
se  vissent  l’une  sur  l’autre  (pl.  I,fig.  ô.fret  c)  ; ces  deux  rondelles  sont 
rahatliies,  l’uue  en  haut,  l'autre  en  bas  (pl.  I,  fig.  3 et  4).  Comme 
elles  tendent  toujours  à s’écarter  de  la  tige,  elles  remplissent  immé- 
diatement le  moindre  vide  qui  se  présente  dans  le  corps,  dû  soit  à 
un  défaut  dans  le  poli,  soit  à une  rayure  accidentelle  ou  à un  défaut 
de  calibrage.  Lors(pie,  par  l’emploi  d'injection  trop  chaude,  le  cuir 
s’est  ratatiné,  on  écarte  les  rondelles  de  cuir,  et  l’oii  enveloppe  la 
partie  correspondante  de  la  charpente  du  piston  (pl.  I,  fig.  5,  ce), 
avec  un  peu  de  fil  ou  de  chanvre,  de  manière  à maintenir  l'écarte- 
ment et  j)Our  obtenir  un  frottement  suffisant  A la  surface  interne  du 
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corps.  On  emploie  le  mi'nie  moyen  quand  le  piston  glisse  trop  faci- 
lement; mais  alors  souvent  il  suffit  de  relever  un  peu  les  liords  des 
rondelles  de  cuir.  Pour  changer  les  rondelles  quand  elles  son!  alU'- 
ri^es,  il  suffit  de  dévisser  la  pièce  h (pl.  I,  fig.  et  d’introduire  de 
nouvelles  plaques  de  cuir  à la  placx  des  premières. 

16.  On  peut  obtenir  avec  les  seringues  de  fort  bons  résultats,  mais 
il  faut  pour  cela  avoir  acquis  une  certaine  expérience.  La  force  que 
l'on  déploie  pour  pousser  le  piston  doit  être  aussi  régulière  que 
possible;  malgré  toutes  les  précautions,  il  est  difficile  d’éviter  les 

secousses  surtout  si  l’opération  dure  ipielque 
temps,  les  muscles  se  fatiguent  et  n'agissent 
que  par  une  succession  d'efforts  qui  amènent  la 
rupture  des  vaisseaux;  en  mitre  on  ne  se  rend 
pas  ainsi  un  compte  exact  de  la  pression  que  l’on 
produit  dans  les  vaisseaux.  .\fin  d’atténuer  quel- 
ques-uns de  ces  inconvénients,  JIM.  Hubert  et 
Collin  ont  construit  d'après  nos  indications  unê 
seringue  ;’i  crémaillère  qui  peut  rendre  de  grands 
services  pour  l’injection  des  vaisseaux  sanguins 
et  surtout  pour  celle  des  vaisseaux  lymphati- 
ques (tig.  I).  Le  corps  de  cet  instrument  est  en 
verre,  ce  qui  est  préférable  pour  les  mélanges 
où  il  entre  quelques  substances  corrosives  ou  du 
nitrate  d’argent.  Le  piston  est  à paracbule  comme 
dans  les  seringues  ordinaires,  la  tige  du  jiiston 
est  à crémaillère  et  une  roue  dentée  la  fait 
mouvoir;  on  évite  avec  cet  instrument  les  brus- 

t'ig.  I.  — Seringue  (i,ies  changements  de  pression , on  apprécie 
à rréiiiailWre.  , , . ' . 

mieux  la  résistance,  les  efforts  sont  moins  péni- 
bles, et  enfin  on  risque  moins  de  commiiiiiipier  au  corjis  de  la  se- 
ringue des  oscillations  qui,  souvent  avec  l’insiruinent  ordinaire, en- 
traînent la  canule  hors  du  vaisseau. 

J)e.t  appareils  à pression  continue. 

17.  Les  principales  difficultés  de  rinjection  disparaissent  avec 
les  appareils  ù pression  continue,  qui  ont  senleinent  le  désavantage 
d'étre  plus  encombrants  et  plus  dit'ticiles  à nettoyer.  On  devra  don- 
ner la  préférence  à ceux-ci,  chaque  fois  que  l’on  voudra  faire  mic 
injection  délicate. 

Iles!  un  instrument  vulgaire  connu  de  tous,  l'irrigateur  Kguisier, 
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qui  peut  ùlic  utilisé  pour  injecter  les  vaisseaux  capillaires.  On  s’as- 
surera avant  de  remployer  de  la  force  qu'il  déploie,  mais  il  est  im- 
possible de  faire  varier  celte  forcj',  et  c'est  lA  un  défaut  sérieux  qui 
s’opposera  souvent  à son  emploi.  11  est  nécessaire,  en  effet,  pour 
qu’un  apjiareil  renqilisse  toutes  les  conditions  désirables,  que  la 
pression  soit  soutenue,  et  qu’on  puisse  rau£moiiler  ou  la  diminuer 
à volonté  sans  secousses;  il  est  égalcmeut  utile  qu’il  serve  pour  in- 
jecter des  liquides  froids  ou  des  mélanges  tièdes. 

L’instrument  suivant  (fig..  2)  semble  au  premier  abord  remplir 
ces  conditions.  C’est  un  flacon  à deux  tubu- 
lures (fig.  1),  à l’iiiie  desquelles  est  luté  avec 
soin  un  tube  de  verre  coudé  a,  qui  enfonce 
très-peu  dans  le  flacon  ; il  porte  lui-méme 
un  robinet  de  cuivre  r fixé  à l’aide  d’un  tube 
en  caoutchouc  b,  ou  d’un  morceau  de  sonde 
élastique.  Ce  robinet  est  destiné  à recevoir 
les  canules  c par  sinqde  frottement,  après 
qu’on  a lié  sur  elles  le  conduit  à remplir. 

L'autre  tubulure  reçoit  un  tube  d d en  verre, 
d'une  longueur  proportionnée  à la  pression 
sous  laquelle  on  veut  que  l'injection  se  fasse, 
et  pouvant  se  dévisser  en  deux  parties  par  le 
milieu  ; il  descend  jus(|u’au  fond  du  vase  et 
le  flacon  étant  plein  de  matière  à injection, 
on  remplit  le  tube  de  mercure  jusqu’à  la  hau- 
teur voulue,  le  métal  s’accuimde  dans  le  fla- 
con ou  à mesure  que  l'injection  sort,  et  la 
soulève  en  même  temps  qu’il  la  presse  plus 
ou  moins  suivant  la  hauteur  de  la  colonne 
mercurielle  du  tube. 

On  a utilement  modifiéc.cl  appareil  en  plaçant  au-dessus  du  tube  qui 
poi-te  l'entonnoir  e,  un  autre  entonnoir  muni  d'un  tube  eu  caoutchouc, 
terminé  par  un  tube  de  verre  elfilé  ; ce  second  eutoimoir  est  soutenu 
par  un  supyiorl,  et  reçoit  le  mercure  qui  s écoule  par  le  tube  effilé 
dans  le  grand  tube  d d.  Une  vis  à compression -permet  de  serrer 
le  tube  en  caoutchouc  lorsqu’on  veut  arrêter  l’écoulement.  On  in- 
jecte des  substances  tièdes  en  tenant  le  flacon  dans  un  bain-marie. 

.‘îans  doute  on  obtient  ainsi  de  bons  résultats,  mais  l’appareil  est 
incommode,  il  faut  le  nettoyer  après  cbaque  injection  et  séparer  le 
mercure  de  la  matière  employée  ; de  plus,  ce  serait  une  illusion  de 


. i.  — Appareil  ordinaire 
à preiAsion  conhime. 
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croire  qu'on  ne  produit  point  de  secousses  en  versant  le  mercure, 

même  lorsqu’on  emploie  le  second  entonnoir  et  le  tube  de  verfc 

effilé. 

Il  est  vrai  qu’on  obvie  en  partie  à cet  inconvénient,  en  adaptant 

au  point  V un  tube  de  caout* 


ebüuc  d’un  demi-métre  de 
loua  , et  terminé  par  un 
entonnoir  qui  reçoit  le  mer- 
cure; on  élève  ou  on  abaisse 
à volonté  l’entonnoir  au 
moyen  d’un  support.  L’in- 
strument ainsi  modifié  con- 
vient mieux  au  but  qu’on  se 
propbse.  De  toutes  façons 
on  commencera  par  une 
pression  mercurielle  faible 
(4  ou  O centimètres  de  mer- 
cure), on  augmentera  peu 
à peu  en  évitant  de  dépas- 
ser l;i  centimètres. 

18.  Nous  employons,  de- 
puis plusieurs  années , un 
appareil  ù injection  d’une 
grande  sinqilicilé  et  que 
chacun  peut  copstmirc  à 
peu  de  frais  (tig.  o).  On 
prend  un  tube  en  caout- 
chouc de  5 mètres  de  lon- 
gueur, on  fixe  à l’une  de  scs 
extrémités  un  entonnoir  B, 
qui  recevra  la  matière  à in- 
•.jection  été  l’autre  un  petit 
robinet  en  cuivre  C qui  peut 
s’adapter  aux  canules.  One 
corde  munie  d’anneaux  pas- 
se sur  une  poulie  A et  sou- 
tient l’entonnoir,  les  an- 




Fig.  ô.  A|i|iarcil  à pi\'»sion  continue  simpliOé. 


neaux  s’accrochent  à un  clou  I)  planté  au  mur  ou  à la  table.  On 
peut  ainsi  élever  ou  abaisser  l’entonnoir,  et  changer  progressive- 
ment la  pression  qui  est  produite  ici  par  le  poids  même  du  li- 
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quide  ; il  est  donc  nécessaire  d’avoir  un  tube  assez  long,  de  sorte 
que  l'appareil  ne  peut  être  organisé  que  dans  une  chambre  élevée, 
ou  lorsqu’on  peut  disposer  de  deux  étages. 

De  cette  façon  on  injecte  facilement  des  liquides  non  solid nia- 
bles par  les  variations  ordinaires  de  la  température.  On  pourrait 
adapter  à l’extrémité  inférieure  du  tube  deux  flacons , commu- 
nicant entre  eux  et  munis  de  deux  tubulures.  Dans  le  premier  fla- 
con, descendrait  le  liquide  de  l’entonnoir  (ce  serait  alors  do  l’eau), 
et  ce  liquide  chasserait  l’air  du  premier  flacon  dans  le  second  qui 
serait  placé  dans  un  bain-marie,  et  contiendrait  la  matière  à injec- 
tion que  l’on  dirigerait  dans  la  canule,  au  moyen  d’un  tube  plon- 
geant jusqu’au  fond  de  ce  second  vase. 

On  voit  que  pour  les  injections  tièdes  l’appareil  a plus  de  com- 
plication; aussi,  vaut-il  mieux  réserver  l’appareil  simpliflé,  autiuit 
que  possible,  pour  les  injections  froides. 

Dans  un  laboratoire  d’anatomie,  cet  instrument  rendra  de  grands 
services  ; il  n’exige  aucuns  préparatifs  ; l’injection  est  versée  dans 
l’entonnoir,  puis  on  ouvre  le  robinet  ; le  li(pndc  descend  en  chas- 
sant l’air;  dés  que  l'air  est  chassé,  on  ferme  le  robinet,  on  élève 
plus  ou  moins  l’entonnoir  et  l’opération  peut  commencer.  Il  est 
utile  que  le  calibre  du  tube  de  caoutchouc  ne  soit  pas  supérieur  à 
celui  du  robinet;  sans  cette  précaution,  la  colonne  liquide  peut  se 
fragmenter  au  début  et  emprisonner  les  bulles  d’air,  ce  qu’il  faut 
soigneusement  éviter. 

' Appareil  à injecliom  mercurielles. 

lu.  Cet  appareil  fart  simple  se  rapproche  de  celui  qui  est  epi- 
ployô  par  M.  Sappey,  pour  l’injection  des  lymphatiques  au  mer- 
cure (flg.  4).  Dans  celui-ci,  un  tube  flexible  plus  résistant  et  plus 
court  est  fixe  à une  sorte  d’entonnoir  et  se  termine  par  un  robinet 
spéi  ial  en  fer,  auquel  s’adaptent  des  tubes  de  fer  effilés  ou  des  ca- 
nules en  acier,  en  plaline,  etc.  Cet  instrument  doit  être  construit 
par  un  fabricant  habile,  et  son  prix  est  assez  élevé.  On  s’en  ser- 
vira  exclusivement  pour  les  injections  au  mercure. 

Au  lieu  des  canules  en  acier,  on  sait  que,  depuis  longtemps  les 
anatomistes  fi-ançais  se  servent  de  tubes  en  verre  effilés  à la  lampe 
en  pednte  supportée  par  un  cône  court,  et  qu’on  transforme  en 
canules  en  les  séparant  du  tube  principal  par  un  coup  de  lime, 
de  manière  à ce  que  celles-lé  aient  5 à i (-.entimétres  de  long  ou 
environ.  On  en  prépare  une  provision  dont  on  taille  le  boat  effilé 
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d’un  coup  de  ciseau.  Un  fil  de  suie  ciré  est  enroulé  û la  base  de 
la  canule  ; on  enfonce  alors  celle-ci  dans  l’ajutage  en  acier  qui  se 
visse  au  bout  du  robinet,  de  manière  à ce  qu’elle  suit  cachée  dans 
cet  ajutage.  On  peut,  du  reslc,  aussi  visser  la  canule  grossie  par  le 

fil  ciré  à l’extrémité  libre 
de  cet  ajutage.  Celui-ci 
est  alors  vissé  à son 
lour  sur  le  robinet  ; on 
lu  tourne  celui-ci,  et  ]>en- 
dantquelemercurccuule 
sous  forme  d’un  jet  réel- 
lement capillaire,  on  pi- 
que obliquement  le  tissu 
dont  ou  veut  remplir  les 
lymphatiques,  en  tenant 
la  canule  comme  une 
plume  à écrire. 

Appareils  divers. 

‘20.  Si  l’on  peut  avoir 
û sa  disposition  de  l’eau 
à forte  pression,  ce  qui 
est  facile  à Paris,  ou  or- 
ganisera un  appareil  as- 
sez utile.  Au  inoyeii  d’un 
tube  en  caoutchouc,  ou 

,1'ig.  i.  — Apiiareil  »nalo*UD  à celui  de  11.  Sapiiey  mettra  Cil  COIIiniunica- 
pour  l’injection  des  lymphatiques.  .•  ■ i • . • 

tion  avec  le  robinet  qui 
fournit  l’eau  un  récipient  métallique  muni  d’un  manomètre;  l’eau  pé- 
nétrant dans  ce  récipient  cliasse  l’air  dans  un  vase  à deux  tubului'cs 
disposé  convenablement  et  contenaiit  la  niasse  à injection  que  l’on 
pourra  chauffer  au  besoin  ; un  tube  plongeant  au  fond  du  vase 
tubulé  donnera  issue  à la  matière,  el  le  manomètre  indiquera  la 
pression,  que  l’on  nàodifiera  à son  gré  en  tournant  plus  ou  moins 
le  robinet  à eau. 

Dans  les  laboratoires  de  physiologie  à Leipzig  (laboraloire  de 
Ludwig)  et  d’üpsal,  trois  tubes  à injection  de  ce  genre  sont  disposés 
les  uns  A côté  des  autres,  de  manière  à permettre  l’injection  à 
pression  continue  de  plusieurs  animaux  on  de  plusieurs  systèmes 
de  conduits  d’un  même  animal,  en  même  temps  à telle  ou  telle 
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pression  voulue.  Les  vases  destinés  à recevoir  la  matière  à injec- 
tion sont  placés  dans  un  bain-marie  pouvant  être  chaulTé  et 
maintenu  à la  température  qu’il  convient  d'adopter  en  chaque  cas. 
La  table  métalliipie  sur  laquelle  on  place  les  animaux  ou  les  organes 
pont  être  chaurfée  en-dessous  et  recouverte  d’une  cloche  en  verre 
de  forme  et  de  grandeur  appropriée,  ce  qui  permet  de  maintenir 
l'organe  ou  l’animal  injectés  à une  température  constante,  sans  le 
|donger  dans  l’eau  tiède. 

21.  Los  instruments  que  nous  venons  de  décrire  sont  simples  et 
peu  dispendieux  ; mais  s’ils  jicuvent  être  employés  dans  la  majorité 
des  cas,  ils  sont  insuflisants  pour  des  injections  très-délicates  et 
surtout  pour  celles  qui  nécessitent  une  pression  constante  ou  régu- 
lièrement ascendante. 

11  est  donc  utile  dans  tout  laboratoire  de  recherches  de  posséder 
pour  les  injections  iine  sorte  d’instrument  de  précision  ; c’est  ce 
qui  peut  être  réalisé  par  l’appareil  suivant  (fig.  5,  p.  18). 

Un  flacon  A contenant  du  mercure  sera  élevé  ou  abaissé  en  tour- 
nant la  manivelle  F;  il  coinmuniipie  par  un  tube  de  caoutchouc  é 
parois  épaisses  avec  le  flacon  B muni  de  deux  robinets  1)  et  (1.  Le  ro- 
binet D met  simplement  en  communication  avec  l’air  extérieur,  le  ro- 
binet C s’adapte  à un  tuyau  de  caoutchouc  terminé  par  un  tube  en  verre 
qui  pénétre  peu  profondément  dans  le  vase  à deux  tubulures  E. 

L’autre  orifice  du  vase  E laisse  passer  un  tube  qui  va  jusqu’au 
fond  et  qui  aboutit  à un  conduit  Bexible  terminé  par  le  robinet  G. 
l’our  faire  l’injection,  on  ferme  le  robinet  D et  on  ouvre  le  robinet  C, 
puis  un  élève  lentement  le  vase  .\,  le  mercure  passe  alors  peu  à peu 
dans  le  vase  B,  chasse  l’air  dans  le  flacon  E,  et  la  matière  à injec- 
tion s’échappe  par  le,  robinet  (L 

Lorsque  le  flacon  B est  presque  plein  de  mercure,  on  ferme  le 
robinet  C,  ou  ouvre  le  robinet  D et  on  abaisse  le  vase  A,  qui  reçoit 
de  nouveau  le  mercure,  et  l’injection  peut  alors  être  continuée. 

Cet  appareil  permet  également  de  faire  le  vide  en  remplissant 
d’abord  le  vase  B et  en  abaissant  le  vase  A,  et  peut  être  utilisé  pour 
extraire  l’air  des  poumons  avant  l'injection  des  bronches  et  dans 
d’autres  circonstances  encore  ; avec  un  second  robinet  dans  le  voi- 
sinage du  point  C,  il  est  possible  de  pousser  deux  injections  à la 
fois;  ce  n’est,  du  reste,  qu’une  modification  de  l’appareil  qui  sert 
à extraire  les  gaz  du  sang.  Les  divisions  du  mètre  sont  mar- 
quées sur  le  milieu  de  la  planche  qui  sup|)orte  l’instrument,  de 
sorte  que  l’on  se  rend  compte  des  pressions  employées.  Le  vase  E 

C.  Kobis  — MicroKope  2 
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Fig.  5.  — Appareil  à prctsion  continue. 

cousses  brusques  sunt  évitées  et  l'on  réunit  les  meilleures  condi- 
tions de  réussite. 

En  Allemagne,  on  se  sert  d'un  appareil  analogue  : c’est  l'appareil 
de  Todl  i il  est  basé  également  sur  la  coni[)r<>s.vion  de  l'air  par  le 
mercure  qui  passe  d'un  ballon  dans  un  autre.  Le  mécanisme  en  est 
assez  compliqué  : il  est  grossièrement  construit  et  ne  présente  au- 
'.nine  supéiiorité  sur  celui  que  nous  avons  décrit. 


18  APP.tRKII,S  A INJECTION  P.AIt  PRESSION  CONTINUE. 

peut  être  placé  dans  un  liain-marie  et  chaulTé  à volonté.  Le  mercure 
ne  se  trouve  jamais  en  contact  avec  la  matière  à injcclion;  les  se- 
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/J<’S  canules. 

2‘2.  Les  canules  ne  doivent  pas  être  coniques  depuis  leur  hase 
jusqu’à  la  pointe,  telles  qu’oii  les  fait  généralement.  Elles  doivent 
être  formées  de  deux  pièces,  rime  conique  (pl.  I,  lig.  i et  5,  a),  qui 
ne  varie  jamais  de  volume,  destinée  à s’adapter  à frottement  sur  le 
porte-canule,  l’autre  cylindrique  b,  ou  à peine  plus  mince  au  som- 
met qu’à  la  base.  11  faut  avoir  ainsi  une  série  de  canules  dont  cette 
dernière  pièce  varie  de  calibre,  dejiuis  celui  du  porte-canule,  qu'il 
n’est  pas  utile  de  dépasser,  jusqu’au  volume  le  plus  mince  (|u’on 
puisse  faire,  afin  de  pouvoir  les  adapter  aux  vaisseaux  de  tout  cali- 
bre. Lorsqu’elles  sont  coniques,  elles  glissent  souvent  et  s’échap- 
pent au  moment  où  on  serre  le  fil,  sans  être  plus  faciles  à intro- 
duire que  celles-ci.  Üe  plus,  si  on  vient  à les  pousser  dans  un  sens 
ou  dans  l'autre,  ce  qui  arrive  souvent  pendant  l’injection,  on  dis- 
tend la  ligature,  on  comprime  le  vaisseau,  de  telle  sorte  que  bientôt 
la  matière  injectée  fuit  autour  de  la  canule. 

Il  serait  bon  d’avoir  dans  la  boite  aux  canules  ordinaires  dos 
mandrins  coniques  en  bois  ou  en  métal  destinés  à être  introduits 
par  l’orifice  évasé  et  dont  l’extrémité  dépassant  l’autre 
orifice  facilite  l’entrée  dans  les  vaisseaux.  Tous  les  ana- 
tomistes savent  les  difficultés  que  l’on  éprouve  souvent 
pour  ce  premier  temps  de  l’opération  ; c’est  pourquoi 
H.  Le  gros  conseille  l’usage  de  canules  analogues  à celles 
que  l’on  volt  (fig.  G),  c’est-à-dire  des  canules  dont  l’e.x- 
trémitê  taillée  en  bec  de  flûte  est  terminée  par  un  léger 
renflement  olivaire  ; en  airiére  du  bec  de  flûte  se  trou- 
vent les  cannelures  ordinaires.  Rien  de  [ilus  facile  alors 
que  de  pénétrer  dans  les  vaisseaux  très-lius  à l’aide  de 
ces  petits  instruments.  L’extrémilé  olivaire  s’o|»]iose  à 

la  perforation  des  parois,  l’orifice  d’écoulement  est  plus  Canuic  en 
. • . . 1 ■ biseau, 

considérable  et  1 on  est  moins  expose  a rompre  les  vais- 
seaux qu’avec  les  canules  ordinaires,  dont  les  rebords  tranchants 
sont  dangereux. 

Quelle  que  soit  lu  forme  acceptée,  il  est  utile  de  faire  adapter  un 
petit  aileron  latéral  tel  <|ue  nous  le  figurons  pour  fixer  les  extrémités 
du  fil  qui  a servi  à la  ligature  ; de  cette  façon,  on  n’est  plus  ex- 
posé à voir  la  canule  .sortir  du  vaisseau  au  moment  de  rinjection. 

25.  Pour  injecter  directement  les  réseaux  sanguins  ou  les  lym- 
phatiques, on  doit  avoir  de  fines  canules  taillées  en  biseau  et  bien 
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aiguisées,  analogues  à celles  qui  accotnpagnenl  les  seringues  de 
Pravaz  ; elles  sei  oul  droites;  je  ne  vois  pas  l’utilité  de  celles  qui  sont 
courbes  et  qui  ont  riiiconvénicnl  de  ne  pas  être  maniées  facilement. 

C'est  avec  le  laiton  ou  le  maillechort  que  sont  habituellement  fa- 
briqués ces  petits  iustrumenls  ; ils  seront  en  fer,  etc.,  pour  les  in- 
jections au  mercure. 

Les  tubes  de  verre  effdés  n la  lampe  conviennent  égale- 
ment pour  les  injections  au  mercure  et  au  nitrate  d’argent  ; mais 
on  les  construira  d’une  façon  différente,  suivant  le  but  qu’on  se 
propose.  Pour  remplir  de  mercure  les  réseaux  lymphatiques,  on 
effdéra  le  tube  de  façon  à produire  un  cône  très-court  terminé  par 
un  orifice  capillaire.  S’agit-il  d’une  injection  par  les  troncs  vascu- 
laires, le  tube  ne  doit  pas  se  rétrécir  brusquement,  mais  présenter 
un  cône  trés-allongé  ; en  outre,  on  produira  à une  petite  distance 
de  l’orifice  d’écoulcmcnl  up  léger  renflement.  On  s’habitue  aisément 
à faire  soi-méme  les  canules  de  vérre;  c'est  ce  léger  renflement 
dont  nous  venons  de  parler  que  l’on  léussit  plus  difficilement.  Il 
faut,  après  avoir  effilé  son  tube  complètement,  c’est-à-dire  après 
Uavoir  fermé,  chauffer  le  point  que  l’on  désire  évaser  et  souffler 
légéi  emcnt  par  l'extrémité  du  tube  ; ensuite,  on  casse  un  peu  au 
delà  de  l’évasement  et  ou  expose  de  nouveau  l’extrémité  à la  flamme 
pour  faire  disparaître  les  as[térités  de  la  cassure. 

Kneore  un  détail  futile  en  apparence  ; il  faut  avoir  dans  la  boite  aux 
canules  de  petits  bouchons  (le  différentes  grosseurs  en  bois  ou  mieux 
en  liège  ou  en  caoutchouc , pour  obturer  la  canule  aussitôt  a|irôs 
l’injection  et  pour  empêcher  le  reflux;  cela  vaut  mieux  que  de  lier  le 
vaisseau  au  delà  de  la  canule,  car  la  ligature,  qui  n’est  pas  toujours 
possible,  détermine  quelquefois  la  rupture  du  vaisseau  distendu. 

ABTICI.E  II.’ INSTRUME.NTS  ACCESSOIRES. 

■24.  Parmi  les  instruments  accessoires  les  plus  utiles,  il  faut  ran- 
ger des  aiguilles  d’acier,  les  unes  volumineuses,  les  autres  minces 
et  ti'és-effilées,  destinées  à déboucher  les  canules,  quand  on  a laissé 
solidifier  la  matière  à injection  qui  les  remplit,  ou  quand  un  coqis 
étranger  s’y  est  arrêté.  Cet  accident  arrive  quelquefois  pendant  l’iu- 
jeclion,  surtout  pour  les  plus  petites  canules,  quand  on  n’a  pas  mis 
assez  de  soin  à préparer  la  masse  ; on  peut  alors,  lorsque  c’est  iilic 
substance  liquide,  ou  si  la  pièce  plonge  dans  l’eau  tiède,  débarras- 
ser la  canule  pendant  l’opéfation,  à l’aide  de  ces  aiguilles. 
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2r>.  Il  faut,  en  outre,  avoir  des  aiguilles  à suture,  eourbes.et  demi- 
courbes,  pour  passer  le  fd  au-dessous  des  vaisseaux  dans  lesquels 
on  veut  placer  la  canule.  Eu  d’aulres  circonstances,  pour  les  gros 
vaisseaux  principalement,  c’est  de  l'aiguille  de  Deschamps  ou  de 
celle  de  Desault  qu’on  a besoin  ; il  faut  ordinairement  avoir  soin  de 
les  prendre  aussi  étroites  que  po.ssible,  et  un  peu  plus  aiguës  que 
celles  employées  en  chirurgie.  On  aura,  en  outre,  différentes  espè- 
ces de  fil  ciré  et  de  la  ficelle  solide  pour  les  ligatures  en  masse. 

2C.  Lorsque,  pendant  l’injection,  il  survient  dos  fuites  par  rup- 
ture, ou  par  un  vaisseau  qu’on  n’a  pu  ligr,  lorsqu'il  s’agit  d’injec- 
tions partielles,  on  se  sert  de  pinces  à Jiressiou  continue,  suscepti- 
bles, par  l’épaisseur  de  leurs  branches,  d’exercer  une  forte  pression 
sur  la  partie  que  l’on  saisit  à leur  aide.  11  faut  en  avoir  de  deux  sortes, 
les  unes  volumineuses,  pour  pincer  les  gros 
vaisseaux  ou  une  grande  épaisseur  do  tis- 
sus, ayanj  leur  extrémité  droite  (fig.7,/1), 
ou  courbe  (fig.  7,  D),  de  manière  à près 
ser  à la  fois  sur  une  plus  grande  étendue, 
eu  se  servant  de  leur  convexité.  Les  autres 
sont  plus  petites  et  sont  employées  lors- 
qu’il faut  saisir  un  capillaire  ou  une  mince 
membrane  que  les  grosses  pourraient 
rompre  (fig.  7,  C).  Dans  les  injections 
partielles,  on  est  souvent  obligé  d’en  em- 
ployer un  grand  nombre. 

27.  Si  les  fuites  ont  lieu  par  des  capil- 
laires sur  une  surface  un  peu  étendue  ou 
dans  une  déjiression  trop  profonde,  il  faut 
cautéri.ser  à l’aide  du  fer  rouge,  comme  on 
le  fait  en  ebinirgie.  On  devra  donc  avoir 
parmi  les  instruments  accessoires  deux  ou 
trois  cautères  actuels  de  différentes  formes  qu’on  tient  toujours  au 
rouge  blanc  pendant  qu’on  pratique  l’injection.  Quand  on  pratique 
une  injection  chaude,  on  fait  chauffer  les  cautères  dans  le  fourneau 
qui  sert  à fondre  la  masse. 

28.  l’our  les  injections  chaudes  (en  l’absence  de  l’apiiareil  décrit 
plus  haut  p.  16-17),  il  est  indispensable  d’avoir  plusieurs  bassins 
contenant  : les  uns  de  l’eau  chaude,  les  autres  de  l’eau  froide.  On 
a conseillé  l’usage  de  caisses  métalliques  spéciales  que  l’on  peut 
chauffer  à l’aide  d’une  lamjie  à alcool,  et  dans  lesquelles  on  maintient 


lig.  1.  — Pinces  à pression 
continue.. 
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l’animal  OU  l’organe  que  l’oii  injecte  à une  lempératiire  constante; 
comme  l’emploi  des  injections  chaudes  tend  A devenir  de  plus  en 
plus  restreint  et  limité  à quelques  cas  exceptionnels,  ces  caisses  mé- 
talliques serviront  rarement;  du  reste,  un  vase  d’une  capacité  pro- 
portionnée au  A'olumc  de  la  pièce  injectée  est  suffisant;  on  ajou- 
tera de  l’eau  chaude  A mesure  que  le  refroidissement  aura  lieu, 
et  un  thermomètre  servira  de  guide. 

CHAPITRE  IV 

matières  à If^ectton. 

‘2!l.  Au  milieu  des  nonihrcuses  formules  qui  ont  été  conseillées, 
nous  choisironscelles  qui  offrent  les  meilleures  conditions  de  l'éussite 
et  le  plus  de  facilité  dans  la  préparation.  Parmi  les  mélanges  que 
nous  indiquons,  les  un.s  sont  empruntés  à divers  anatomistes,  les 
antres  nous  sont  personnels,  mais  tous  ont  été  essayés  par  nous. 

Dans  toute  matière  à injection,  il  faut  considérer  le  véhicule 
et  la  substance  colorante.  Tantôt  le  véhicule  est  liquide  à'Ia  tem- 
pérature ordinaire,  tantôt  il  est  solide  et  doit  être  liquéfié  par 
une  chaleur  modérée;  il  se  sqjidifie  alors  dans  les  vaisseaux. 
Les  véhicules  solides  A la  température  ordinaire  seront  préférés 
lorsfpi’on  voudra  comparer  le  diamètre  des  capillaires.  .Mais  alors 
il  faut  tenir  l'animal  dans  de  l'eau  assez  chaude  pour  que  la 
solidification  ne  se  fasse  que  trés-lentenient,  et  le  placer  dans 
cette  eau  longtenqjs  avant  l'injection  pour  qu’il  prenne  une  tem- 
pérature égale  dans  l’épaisseur  des  tissus  et  A l’extérieur. 

11  est  indi.--pensahlc  de  c^mnaitre  plusieurs  espèces  de  formules, 
car  la  matière  A injection  doit  varier  suivant  le  but  qu'on  se  pro- 
pose. Veut-on  examiner  des  pièces  A l’aide  de  la  lumière  directe 
ou  rélléchie  par  le  tissu  injecté  A l'œil  nu  ou  A la  loupe,  on  se  ser- 
vira d’une  masse  opaque.  S’il  s’agit  d’observer  las  vaisseaux  A l'aide 
de  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir  du  microscope,  c’est-à-dire 
transmise  au  travers  du  tissu  injecté  réduit  en  coupes  minces,  on 
donnera  la  préférence  aux  matières  transparentes. 

I.’oi-gane  injecté  doit-il  être  placé  dans  l’alcool,  dans  la  glycérine, 
ou  simplement  desséché,  on  devra  varier  les  véhicnles  et  les  sub- 
stances colorantes;  ainsi,  pour  prendre  un  exemple,  si  l’on  veut 
faire  sécber  une  pièce,  on  évitera  d’employer  la  glycérine  comme 
véhicule. 
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ARTICI.K  1".  — MATIÈRES  A I.TJECTIO.TS  OPAQDB8. 

50.  Pour  les  iiijeclions  opaques,  ces  véhicules  solides  sont  des 
matières  grasses  ou  résineuses.  L’axonge  pénètre  facilement,  mais 
dès  que  la  température  ambiante  est  un  peu  élevée,  elle  se  ra- 
mollit et  s’écoule;  on  peut  employer  tout  simplement  du  suif 
auquel  on  ajoute  une  certaine  proportion  d’essence  de  térében- 
thine ou  d’axongc. 

Le  mélange  suivant  est  très-pénétrant  quoique  sa  consistance  soit 
assez  grande,  lorsqu’il  est  refroidi,  pour  former  une  masse  dure. 

AxotiKc iü  prammcs. 

lllanc  (le  baleine 40  — 

Cire  blaiiclie 10  — 

Essence  de  térébemhine.  ...  13  — 

On  fait  fondre  à une  douce  chaleur  et  on  ajoute  une  des  matières 
colorantes  broyées  é l’huile  que  nous  indiquerons  plus  loin. 

51.  Les  injections  opaques  peuvent  être  faites  à froid  en  em- 
ployant pour  véhicules  des  vernis  ou  des  essences,  auxquelles  on 
donne  si  l’on  veut  un  peu  moins  de  fluidité  en  y dissolvant  une  pe- 
tite (piantité  de  cire. 

Parmi  les  matières  liquides  à la  température  ordinaire,  les  meil- 
leures sont  les  couleurs  lines  pour  les  peintres,  broyées  à l’huile,  dé- 
lavées ensuite  dans  l’essence  de  térébenthine,  et  la  cire  à cacheter  dite 
cire  d’Kspagne  coloré“e  dissoute  dans  l’alcool  jusqu’à  la  plus  grande 
saluration  possible.  On  conserve  ces  substances  dans  des  flacons  à 
large  ouverture  bouchés  à l’émeri,  pour  les  garantir  de  la  poussière 
eide  l’évaporalion  de  l'essence  pour  les  premières,  et  de  l’alcool 
pour  les  secondes.  Il  est  très-important  qu’elles  soient  dépourvues 
de  toute  impureté  pour  prévenir  l’engorgement  des  canules,  qui 
peut  cpielquefois  faire  manquer  l’injection  lorsqu’on  ne  parvient 
pas  à les  déboucher  avec  les  aiguilles,  ainsi  qu’il  a été  dit  plus 
haut. 

Ces  matières  doivent  avoir  à peu  prés  la  consistance  de  la  crème  au 
moment  où  on  les  injecte;  dans  ce  cas,  une  fois  que  les  capillaires 
en  sont  pleins,  ils  ne  se  vident  pas,  lors  même  qu’on  coupele  tissu, 
parce  que  la  substance  est  retenue  par  ca(iillarité.  Du  reste,  au  bout 
de  quelque  temps,  si  c’est  une  pièce  sèche,  le  liquide  s’évaporant, 
la  matière  colorante  reste  dans  les  capillaires  et  ne  tend  plus  à 
couleV.  On  se  servira  principulemeut  des  couleurs  à l’huile  délayées 
dans  rcssence,  j>arce  que,  soit  qu’ou  fasse  sécher  les  pièces,  soit 
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qu'on  les  egnserve  dans  l'alcool,  l’huile  et  l'essence  se  solidifient  A 
demi  et  finissent  par  ne  plus  couler;  les  capillaires  et  même  les 
vaisseaux  d’un  demi-millimètre  s’aplatissent  à peine.  Ile  plus, 
l’huile  des  couleurs  broyées  préserve  les  matières  culoi'anles  contre 
l’action  des  acides,  quand  on  est  obligé  de  faire  macérer  une  pièce 
dans  l’acide  nitrique  par  exemple.  Pour  certaines  préparations,  le 
jaune  de  chrome  seul  blanchit  un  peu,  mais  ce  changement  de 
teinte  ne  gène  pas  l’observation. 

ô2.  Cette  méthode  présente  cependant  un  inconvénient,  c’est  que, 
lors  même  qu’on  a poussèune  matière  solidifiable  dans  les-gros  vais- 
seaux derrière  la  couleur  liquide,  il  s’échappe  toujours  des  gouttes 
de  cette  dernière,  soit  des  gros  vaisseaux  que  le  suif  n’a  pas  rem- 
plis, soit  des  plus  gros  capillaires  coupés  pendant  la  dissection.  Ces 
gouttes  viennent  s’étaler  à la  surface  de  l’eau  sous  laquelle  est 
la  pièce,  et  l’Iinilp  produit  des  teintes  irisées  qui  gênent  l’observa- 
tion. Il  faut  alors  changer  assez  souvent  l’eau  du  baquet  à dis.sec- 
tion  ; mais  la  pièce  se  dégorge  bientôt,  et  cet  inconvénient  diminue 
beaucoup  ou  disparait  après  quelques  lavages.  11  ne  se  reproduit  que 
rarement  quand  la  pièce  a séjourné  quelque  temps  dans  un  liquide 
conservateur,  et  que  la  couleur  s’est  solidifiée  à demi. 

33.  Les  couleurs  que  l’on  doit  avoir  ainsi  toutes  prêtes  pour  les 
injecter  dès  qu’on  a besoin  de  le  faire,  sont  les  suivantes  : 1“  le 
vermillon;  2“  le  bleu  de  Prusse;  5°  le  jaune  de  chrome;  'i“lc  blanc 
d’argent. 

Il  faut  toujours  prendre  des  couleurs  de  première  qualité,  parce 
que  les  teintes  sont  plus  vives,  ce  qui  est  important  pour  l’étude 
sous  le  microscope.  Ia;  bleu  de  Prusse  étant  beaucoup  trop  fonc’é 
pour  être  employé  pur,  et  colorant  beaucoup,  il  faut  le  mêler  de  blanc 
d’argent  dans  les  proportions  en  poids  d’une  partie  de  bleu  pour 
cinq  de  blanc;  sans  cela  il  ne  réfiéchit  pas  assez  la  lumière  pour 
que  les  capillaii'es  soient  vus  facilement  sous  le  microscope.  Le  ver- 
millon demande  aussi  qu’on  y ajoute  un  peu  de  blanc,  ce  qui  rend  sa 
teinte  plus  éclatante;  mais  cette  précaution  n’est  pas  indi.spensable. 

Pour  lejaune  de  chrome,  il  faut  prendre  parties  égales  de  deux 
teintes  les  plus  claires,  désignées  dans  le  commerce  par  les  numéros 
1 et  2.  Le  numéro  3 est  trop  foncé,  troproiigeôtre;  le  numéro  2 seul 
également,  à moins  d’y  ajouter  du  blanc  ; le  numéro  I est  trop  clair, 
le  mélange  des  deux  donne  une  teinte  satisfaisante;  il  vaut  mieux 
ce|>endant  que  ce  soit  le  numéni  I,  plus  clair  que  le  numéro  2 qui 
domine  dans  le  mélange. 
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5i.  (^s  couleurs  servcnl  chacune  pour  les  ordres  de  vaisseaux 
suivants.  I.e  hleu,  pour  les  artères;  le  jaune,  pour  les  veines;  le 
rouge,  pour  les  veines  portes  hépatique  ou  rénale,  ou  les  conduits 
excréteurs  quand  il  n’y  a pas  trois  ordres  de  vaisseaux  sanguins,  et 
le  blanc  pour  les  conduits  hépatiques  ou  urinifércs. 

Ce  changement  dans  les  usages  habituels  est  nécessaire  en  ana- 
'toinie  générale,  parce  qu’il  faut  que  les  injections  soient  assez  bien 
faites  pour  que  les  matières  se  trouvent  en  contact  dans  les  capil- 
laires. Or,  le  rouge  et  le  bleu,  habituellement  employés,  donnent 
une  couleur  brune  roussitre,  pâle,  qui  réfléchit  mal  la  lumière  et 
empêche  de  voir  facilement  Iw  vaisseaux  sous  le  microscope.  Cet 
inconvénient  se  montre  surtout  lorsqu’ils  no  sont  pas  tout  à fait 
superficiels  et  que  des  tissus  peu  transparents  ne  les  laissent  aper- 
cevoir qu’à  demi.  Mais  le  jaune  et  le  bleu,  tels  qu’ils  sont  employés, 
donnent  une  belle  teinte  verte  qui  réfléchit  bien  la  lumière  et  se 
distingue  immédiatiinent  de  la  couleur  de  tous  les  tissus.  Vues 
isolément,  sans  mélange,  dans  les  parties  éloignées  du  point  <le 
contact,  elles  présentent  le  même  avantage;  le  jaune  surtout. 

Lorsqu’on  emploie  le  'rouge  et  le  jaune,  le  mélange  dans  les 
capillaires  est  d’une  (;ouleur  orangée  qui  n’est  pas  aussi  vive  ni 
aussi  tranchée  que  le,  vert,  et  qui  prend  une  teinte  rougeâtre  quand' 
elle  est  vue  au  travers  des  tissus  par  demi-transparence.  Néanmoins 
elle  peut,  dans  un  grand  nombre  de  circonstances,  être  utilisée 
aussi  bien  que  le  bleu  qu’elle  doit  remplacer;  mais  on  ne  doit  pas 
les  employer  ensemble. 

Souvent  le  bleu  ne  doit  pas  être  injecté  dans  les  veines  par  les  rai- 
sons suivantes  : l’étude  des  injections  fait  reconnaitre  que  les  divi- 
sions des  dernières  branches  artérielles,  formant  presque  des  ré- 
seaux capillaires  et  se  continuant  avec  eux,  se  distinguent  des  veines 
correspondantes  qui  partent  immédiatement  des  réseaux  veineux,  par 
une  forme  spéciale  de  leurs  ramification.s,  de  leurs  flexuosités,  de 
leurs  contours,  qui  sont  moins  bosselés,  moins  ondideux,  et 
surtout  par  leur  moindre  volume  et  par  leur  plus  petit  nombre. 
En  même  temps,  les  réseaux  capillaires  proprement  dits , intermé- 
diaires aux  précédents,  s’iiijectent  en  général  plus  facilement  par 
les  veines  que  par  les  artères,  du  moins  là  où  il  y a de  véritables 
surfaces  de  réseaux,  comme  sur  les  muqueuses  intestinales,  les  vé- 
sicules closes  de  la  thyréoîde,  etc. 

Il  résulte  de  là  que,  lorsqu'on  pousse  le  bleu  dans  les  veines,  on 
a de  plus  grandes  surfaces  couvertes  de  celte  teinte  que  du  jaune. 
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et  que  sous  lé  microscope  on  a une  niasse  bleue  noirâtre  qui  ab- 
sorbe la  lumière,  reml  l'observation  très-difficile  et  empêche  de 
distinguer  les  autres  organes.  Si  l’on  pousse  le  jaune  dans  les 
veines  au  contraire,  comme  celles  ci  sont  ù la  fois  plus  nombreuses 
cl  plus  grosses,  la  lumière  est  réfléchie  en  grande  quanlilc,  et  les 
artères  remplies  de  bleu  se  dessinent  nettement  avec  leur  petit 
volume  et  leur  régularité  sur  les  veines  à -la  surface  desquelles 
elles  semblent  ramper. 

ô5.  Le  vernis  coloré  est  plus  difficile  à employer  que  les  cou- 
leurs précédentes,  parce  qu’il  empâte  les  scrjngues  et  les  canules 
surtout  quand  elles  sont  très-fines,  et  oblige  à chaque  fois  de  les 
laver  dans  l'alcool  ou  dans  l’esscBce  de  térébenthine.  De  plus, 
pendant  la  dissection  des  pièces  sous  le  microscope,  il  s’attache 
quelquefois  avec  plus  de  persistance  que  les  autres  matières  à la 
pointe  des  instruments.  11  pénètre  aussi  certainement  avec  moins 
de  facilité  dans  les  derniers  capillaires.  L’huile,  chargée  directe- 
ment, par  broiement  dans  un  mortier,  de  couleurs  en  poudre  avec 
addition  d’un  peu  de  térébenthine  molle  de  Venise  (Hischfeld, 
thèse  18i8),  pénétie  plus  facilement  que  le  vernis;  mais  elle  ne 
pénétre  pas  mieux  que  les  couleurs  broyées  délayées  dans  l’essence 
'de  térébenthine,  et  pendant  la  dissection  elle  présente  très-exagé- 
rés les  inconvénients  de  celle-ci. 

Comme,  pour  injecter  les  très-petits  animaux,  tels  que  les  in- 
sectes, les  vers  intestinaux,  etc.,  etc.,  ouest  obligé  d’employer  des 
canules  excessivement  fines  qui  s’engorgent  facilement,  on  laisse 
reposer  la  couleur  délayée  dans  l’essence  de  térébenthine  avant  d’en 
remplir  la  seringue,  et  on  fait  cette  sorte  d émuUion  toujours  très- 
claire.  Du  reste,  il  est  préférable,  dans  ces  cas,  -d'employer  les 
injections  transparentes  (pie  nous  énumérerons  plus  loin. 

Injeclkms  opaques  à la  gélatine. 

ôfi.  La  gélatine  dissoute  dans  l’eau  chaude,  cl  qui  sert  souvent 
dans  les  injections  transparentes,  peut  également  être  employée 
pour  les  injections  opaques  chaudes  en  y mêlant  des  substances 
colorantes  réduites  eu  pondre  line. 

Cette  masse  à injection  présente  quelques  désavantages  au  point 
de  vue  du  but  qu'on  se  propose  dans  les  injections  opaques  ; si  l’on 
veut  faire  des  pièces  sèches,  les  vaisseaux  se  racorui.ssenl  et  se 
déforment  ; eu  outre,  la  gélatine  transsude  â travers  les  parois 
vasculaires,  lorsqu'on  est  obligé  de  pousser  un  (len  fort  pendant  un 
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certain  temps  mc'me  au  travers  des  artères  à parois  épaisses, 
comme  la  crurale.  On  sait  qu'on  peut,  eu  injectant  de  l’eau  dans 
les  vaisseaiiï,  œdématier  les  tissus  ; il  en  est  de  même  avec  tout 
mitre  liquide,  sans  en  excepter  les  liquides  denses,  conune  la  géla- 
tine. Les  tissus  ainsi  einpAtés  sont  difficiles  et  ennuyeux  dissé- 
quer; s’il  s’agit  seulement  défaire  des  coupes  dans  les  organes 
injectés,  cette  transsudation  n’est  plus  un  grave  inconvénient. 

D’ailleurs,  on  sait  que  la  gélatine,  quand  elle  transsude  ainsi, 
passe  incolore  ou  à peine  teintée.  Ce  fait  pourrait  servir  à démon- 
ti-er , s’il  en  était  besoin  et  s’il  n’y  avait  pas  d’autres  arguments 
nombreux  qui  le  prouvent,  que  les  parois  des  vaisseaux  ne  peuvent 
laisser  passer  que  des  matiére.s_  liquides,  soit  par  transsudation, 
soit  par  absorption.  11  montre,  en  outre,  que  les  globules  de  sang 
ne  peuvent  sortir  des  vaisseaux  que  lorsqu’il  y a rupture  ou  altéra- 
tion de  ceux-ci , et  quel  peut  être  le  compte  qu’on  doit  tenir  des 
prétendues  hémorrhagies  par  transsudation  encore  admises  par 
quelques  pathologistes.  Le  fait  est  d'autant  plus  frappant,  que  les 
poussières  colorantes  employées  pour  faire  les  iiijeclions  sont  for- 
mées de  granules  microscopiques  inllniment  plus  petits  que  les 
globules  de  sang. 

37.  On  a voulu  expliquer  le  passage  de  certains  éléments  du  sang 
à travers  les  parois  vasculaires  jiar  des  modifications  momentanées 
que  ces  éléments  subissent  dans  leur  configuration.  Ces  variations 
dans  la  forme,  que  l’on  a comparées  aux  mouvements  des  amibes, 
existent  réellement,  mais  on  leur  accorde  trop  d’importance  à cet 
égard.  D’autres  auteurs  ont  pensé  que  les  capillaires  présentaient 
des  orifices  qui  laissaient  échapper  en  certaines  circonstances  les 
globules  sanguins  rouges  et  les  leucocytes.  Dans  cette  hypothèse, 
on  ne  s’explique  pas  comment  la  partie  liquide  du  sang  peut  rester 
dans  des  canaux  munis  d’ouvertures. 

Une  couche  conlinue  d'épithélium  tapisse  les  vaisseaux,  qui  sont 
clos  de  toutes  parts;  tant  que  cette  couche  n’est  point  altérée  , le 
passage  d’élénients  solides  est  impossible;  s’il  y a destruction  de 
l’épithélium,  il  est  possible  que  les  globules  du  sang,  qui  sont  très- 
élastiques,  ou  les  leucocytes  doués  de  mouvements  dits  amiboïdes, 
franchissent  la  substance  demi-molle  des  parois  des  capillaires, 
mais  tant  que  le  revêtement  épithélial  est  conservé,  les  corps  solides 
ne  peuvent  franchir  les  parois. 

On  s’explique  de  celte  façon  pourquoi  une  injection  assez  liiie, 
faite  imniédiatemeiit  après  la  mort,  n’infiltre  pas  les  tissus  ; ama 
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i|uc  l’on  attende  un  ou  deux  jours  et  surtout  que  l’on  fasse  préala- 
blement passer  un  courant  d'eau  dans  le  système  vasculaire,  l’épi- 
llièliuni,  très-altérable,  sera  partiellement  entraîné,  et  l'on  aura 
presque  é coup  sûr  des  infiltrations.  • 

ri8.  La  matière  colorante  la  plus  grossière  est  le  jaune  de  chrome, 
mthnebroyèâ  l’huile.  11  est  forinédc  petits  cristaux  allongés  en  aiguille, 
ayant?  à 8 dix-millièmes  de  millimètre  de  large,  sur  ôou  4 millièmes 
de  millimètre  de  long.  Ces  cristaux  les  plus  volumineux  ne  sont  pas 
les  plus  abondants;  la  plupart  sont  bien  plus  petits,  et  beaucoup 
sont  en  poussière  si  11  tic  , qu’on  ne  peut  pas  en  mesurer  les  gra- 
nules, môme  à l’aide  des  plus  forts  grossissements  du  microscope. 

Le  blanc  de  plomb  ou  blanc  d’argent  (carbonate  de  plomb, 
deuxième  et  première  qualités)  viennent  ensuite  avec  le  vermillon  et 
le  bleu  de  Prusse.  Les  deux  premiers  sont  formés  de  petits  grains 
sphériques,  ou  à peu  près , ayant  au  plus  6 dix-millièmes  do  milli- 
mètre, et  le  reste  est  représenté  par  une  poussière  d’une  finesse  in- 
commensurable au  microscope  cl  dont  il  est  difficile  de  se  faire  une 
idée  avant  de  l’avoir  vue.  Le  bleu  de  Prusse  est  peut-être  encore 
plus  fin  que  les  substances  précédentes;  les  plus  gros  corpuscules 
qui  le  composent  sont  plutôt  allongés  que  sphériques,  et  leur  plus 
grand  diamètre  ne  dépasse  pas  celui  indiqué  pour  le  vermillon  et 
la  cèruse.  A côté  de  ces  grains,  se  voit  une  poussière  tellement 
impalpable  , qu’on  s’aperçoit  de  son  existence  sous  le  microscope, 
plutôt  par  la  teinte  donnée  au  liquide  que  par  la  vue  de  granules 
molèculaii'es  colorants. 

Il  est  probable  que,  dans  les  cas  où  les  matières  à injection  trans- 
sudent au  travers  des  vaisseaux  avec  une  légère  teinte  sans  qu'il  y ait 
rupture  de  capillaires  , c’est  celte  poussière,  impalpable  mémo  ù 
l’œil  aidé  de  l’objeclif  le  plus  fort,  qui  est  entraînée.  Lor.sque  dans 
le  bleu,  le  blanc  et  le  ronge,  on  trouve  des  grains  plus  volumineux 
que  ceux  indiqués  plus  haut,  on  peut  s'assurer,  en  pressant  les  lames 
de  verre  entre  lesquelles  ils  sont  placés  sous  le  microscope,  que  ce 
sont  des  anjas  dus  à l’agglomération  de  plusieurs  fins  granules 
de  matière  colorante. 

59.  Derrière  l’injection  liquide  à l’essence  ou  même  à la  gélatine, 
après  avoir  laissé  se  vider  les  gi'os  troncs  par  la  canule,  il  faut 
ordinairement  pousser  une  matière  colorée  comme  celle-là,  mais 
chaude  et  solidiliable.  Celle  masse  peut  servir  également  à remplir 
les  réseaux  quand  on  fait  plonger  l’animal  dans  l’eau  tiède,  ou  à 
remplir  les  gros  troncs  et  leurs  branches  quand  on  ne  veut  m- 
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jccler  que  celles-ci;  alors,  il  csl  inutile  de  se  senir  d’eau  tiède. 

Il  suffit  pour  cela  d’injecter  du  suif  ramolli  et  rendu  moins  cas- 
sant par  addition  d'un  tiers  ou  de  moitié  d’axonge  , suivant  qu'on 
fait  l’injection  en  été  ou  en  hiver.  On  peut  quelquefois  se  contcnier 
de  le  ramollir  avec  de  l’essence  de  térébenthine  ou  ajouter  celle-ci 
à l’axonge.  Ce  dernier  corps  est  la  masse  qui  offre  le  plus  de  liant 
et  qui  est  le  plus  pénétrant.  En  hiver  on  peut  l’injecter  seule  ; 
mais  il  vaut  mieux  cependant  y ajouter  du  suif,  parce  (]ue  si  l'on  con- 
scrxe  les  préparations  jusqu’à  l’été,  elles  se  ramollissent ti'op  pour 
perinellre  une  dissection  facile  à cette  époque.  Cet  inconvénient  se 
montre  surtout  quand  on  la  pousse  derrière  une  masse  liquide  à 
l’huile  ou  à l’essence,  parce  que  le  mélange  de  ces  substances  au 
corps  gras  solidifiable  le  rend  jilus  mon;  dans  ces  circonstances,  il 
faut  ajouter  moins  d’axonge  an  suif  (|ue  dans  le  cas  contraire. 

Du  reste,  les  proportions  des  unes  tft  des  autres  varient  suivant 
les  usages  et  les  habitudes,  sans  (pi’on  puisse  rien  dire  de  précis  à 
cet  égard,  d’autant  plus  que  pour  bien  colorer  le  suif  ou  raxonge,Hl 
faut  mettre  préalablement  en  suspension  dans  l’essence  de  térébeii- 
thine  la  couleur  en  poudre  et  l’.ijouter  ensuite,  ou  mieux  les  colorer 
avec  la  matière  même  qu’on  veut  injecter  li(|uide  à froid.  On  arrive 
par  tâtonnements  à voir  si  la  masse  est  assez  chargée  de  couleur,  en 
étant  prévenu  que  les  quantités  indiquées  dans  les  livres  comme 
nécessaires  sont  en  général  beaucoup  trop  considérables. 

Il  faut  fondre  les  injections  solides  au  bain-marie,  autrement  la 
température  du  suif  monte  trop  haut,  et  le  vermillon  devient  noi- 
râtre ou  brun,  le  bleu  de  Prusse  grisâtre,  et  le  jaune  de  chrome 
prend  une  teinte  jaune  rougeâtre  sale.  , 

■iO.  Le  mercure  se  range  parmi  les  matières  à injections  opaques, 
nous  verrons  comment  et  dans  quels  cas  il  faut  l’employer;  disons 
seulement  qu'on  doit  veiller  à sa  pureté;  toute  trace  d'alliage  avec 
un  autre  métal  diminue  sa  iluidité  et  sa  pénétrabilité  ; s’il  a été 
mouillé  par  l’eau,  on  s’expose  au  même  inconvénient  lorsqu’on  ne 
prend  pas  soin  de  le  dessécher.  On  le  i;onservera  dans  un  vase  en 
grès  ou  en  fer,  et,  au  moment  de  s’en  servir,  on  agira  prudemmcjit 
en  le  passant  à travers  une  peau  de  chamois. 

Des  injections  opaques  froides  et  coagulables. 

41.  L’albumine  et  le  lait  seuls  ou  chargés  de  matières  colorantes 
sont  des  substances  trés-péiiétranlcs  que  l’on  peut  coaguler  dans  les 
vaisseaux  en  plongeant  la  jiiéce,  soit  dans  l’eau  chaude  pour  l’albu- 
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mine,  soit  dans  1111  acide  dilué  ou  l’alcool.  Malgré  leur  facilité  de 
pénétration,  nous  ne  conseillons  pas  l'emploi  habituel  de  ces  injec- 
tions, qui  ont  toujours  un  vilain  aspect.  La  matière  contenue  dans 
les  vais.seaux  devient  Irés-graiiuleuse  après  la  coagulation  et  souvent 
elle  se  fragmente.  Néanmoins,  on  peut  se  trouver  dans  des  circon- 
stances telles,  que  ces  substances,  malgré  leurs  imperfections,  dc- 
vieiidnuil  une  précieuse  ressource  pour  l’anatoniiste,  par  exemple, 
cfens  le  cours  d’une  exploration  scientilique  au  bord  de  la  mer,  etc. 

I AtlTlCLE  11.  DBS  IflJECTlONS  TRASSl’AREMES. 

i2.  Les  matières  propres  à colorer  les  divers  véhicules  employés 
pour  faire  des  injections  transparentes  doivent  remplir  certaines 
conditions.  Elles  seront  en  suspension  dans  le  liquide  et  non  en 
solution  aliii  de  ne  pas  inliltrer  les  tissus;  elles  seront  à l’état 
de  granulations  extrêmement  fines  ; elles  devront  résister  à l'action 
de  certains  réactifs  et  spécialement  de  l’alcool,  de  l’acide  cliromique, 
de  la  glycérine;  outre  la  finesse,  les  graiiulatioiis  doivent  avoir  la 
légèreté  pour  rester  facilement  en  suspension. 

Oiiaiit  aux  véhicules,  il  est  nécessaire  qu’ils  pénètrent  facilement 
et  qu’ils  présentent  cependant  assez,  de  consistance  pour  tenir  les 
matières  colorantes  en  suspension  et  ne  pas  filtrer  trop  rapidement 
à travers  les  parois  des  vaisseaux  ou  des  divers  canaux.  Une  solution 
épaisse  de  gomme  constitue  un  assez  bon  véhicule  pour  l’étude  im- 
médiate, mais  elle  ne  peut  être  mise  en  usage  si  l’on  veut  conser- 
ver les  prépaialions  dans  l’alcool  et  le  baume  do  Canada. 

4ô.  Les  véhicules  lialiiluellcment  employés  sont  la  gélatine  et  la 
glycérine,  l.es  injections  à la  gélatine  ont  l’avantage  de  se  coaguler 
dans  les  vaisseaux  et  de  conserver  à peu  prés  exactement  le  calibre 
de  ceux-ci  sur  les  pièces  fraîches,  résultat  important  pour  la  mensu- 
ration. Cette  conservation  du  calibre  n’exIste  plus  après  la  macération 
dans  l’alcool  cl  surtout  après  le  dessèchement  ou  le  durcissement 
nécessaires  pour  conserver  les  préparations  dans  le  baume  de  Ca- 
nada. Elles  oui  rinconvéuienl  d’exiger  plus  de  temps  cl  de  soin  pour 
les  pré]iaratifs,  de  nécessiter  réchauffement  des  pièces  et  d’augmen- 
ter la  difficulté  du  nettoyage  des  instruments.  Dans  la  plupart  dos 
cas,  et  surtout  lorsqu’il  s'agit  de  faire  des  recherches  de  labora- 
toire et  non  des  pré|iarations  conserver,  il  vaut  mieux  employer  lu 
glycérine,  qui  permet,  du  reste,  également  la  consenalion,  et  qui 
facilite  notablemeut  les  divers  temps  de  l’opération. 

Ai.  Pour  faire  la  solution  de  gélatine,  le  mieux  est  d’employer  la 
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substance  connue  sous  lenoin  de  colle  do.  Paris  ; on  fragmente  celte 
colle,  qui  a la  forme  de  lam'es  minces,  sur  lesquelles  des  losanges 
ont  été  figurés  par  les  cordes  qui  les  ont  supportées  pendant  le  des- 
sèchement; on  place  les  morceaux  avec  de  l’eau  distillée  dans  un 
vase  en  porcelaine  ou  en  terre  vernissée,  on  les  laisse  s'imbiber, 
puis  on  chauffe  au  bain-marie.  Il  ne  faut  jamais  exposer  le  vase  di- 
rectement au  feu,  car  alors  la  gélatine  qui  adhère  aux  parois  se 
décompose  et  noircit  le  liquide  ; il  est  également  important  de  no 
pas  prolonger  l’action  de  la  chaleur  ; si  l’on  chauffe  pendant  long- 
temps, la  coagniation  se  fait  ensuite  incomplètement,  on  même  ne 
se  fait  plus.  Qand  tous  les  fragments  sont  dissous,  oti  fdtre  à tra- 
vers une  flanelle  ou  une  chausse  en  feutre,  afin  de  séparer  les  im- 
puretés et  surtout  les  petits  filaments  qui  adhèrent  à la  gélatine  et 
(jui  proviennent  des  cordages  employés  pour  la  dessiccation.  La  so- 
lution est  alors  en  état  de  servir  comme  véhicule. 

Les  proportions  de  gélaline  et  d’eau  varieront  légèrement  avec  le 
degré  de  pénétrabilité  que  l'on  veut  obtenir  et  avec  la  quantité  de 
liqueur  colorée  que  l’on  doit  ajouter  ; on  indique  généralement  une 
proportion  trop  grande  de  gélatine.  Il  est  inutile  d'avoir  une  solu- 
tion très-épaisse;  il  faut  seulement  qu’elle  puisse  se  coaguler  par 
le  refroidissement. 

Il  suffit  d'une  partie  de  gélatine  pour  7,  S,  9 et  même  10  parties 
d'eau. 

Conxervaiion  des  masses  à injection  (jélnlineitses. 

■i'y.  Les  masses  à injection  dont  le  véhicule  est  la  gélatine  ne 
peuvent  se  conservei'  longtemps,  elles  s’altèrent  promptement  et  se 
couvrent-dc  moisissures  ; le  camphre  et  l’acide  phénique  sont  im- 
puissants à les  préserver  complètement.  Comme  il  est  fort  désa- 
gréable d’avoir  à préparer  ces  masses  chaque  fois  que  l'on  veut 
faire  une  injection,  on  a cherché  le  moyen  de  les  conserver.  On  a 
conseillé  de  les  fragmenter  et  de  les  des.sécheran  soleil  ou  à l’étuve; 
on  est  alors  obligé,  pour  s'en  servir,  de  faire  chauffer  de  nouveau 
avec  une  quantité  d’eau  déterminée. 

L'n  autre  procédé  consiste  à recouvrir  la  gélatine  coagulée  dans 
un  vase  d’une  couche  d'alcool  ; on  ferme  ensuite  le  vase  lierméti- 
qiiement.  .Sous  l’influence  de  l'alcool,  la  gélatine  cesse  d’être  trans- 
parente et  devient  blanchâtre  ; mais,  an  moment  de  l’employer,  on 
chasse  l’alcool  par  la  chaleur  et  la  solution  redevient  claire. 

Nous  engageons  les  anatomistes  qui  u.sent  fréquemment  de  ces 
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sortes  d’injections,  à préparer  la  gélatine  de  la  façon  suivante  : 

On  fait  fondre  ôO  grammes  de  colle  de  Paris  dans  ÔÜO  grammes 
d’eau,  tenant  en  dissolution  de  l'adfde  arsénieu.\  ; quand  la  li(iuéfac. 
tion  s'est  opérée  au  bain-marie,  on  ajoute  iofl  grammes  de  glycé- 
rine et  quelques  goutte  d’une  solution  d'acide  phénique  ; ou  joint  à 
ce  mélange  des  matières  colorantes.  Cette  niasse  à injection  peut  se 
conserver  sans  altération. 

Injections  à la  ylycérine. 

46.  L’emploi  des  mélanges  injectables  à froid  tend  à se  généraliser 
et  fera  peu  à peu  délaisser  la  gélatine.  Le  véhicule  qui  convient  le 
mieux  pour  celte  espèce  d'injections  est  la  glycérine  associée  à l’eau 
et  à l’alcool  ; deux  paities  de  glycérine,  une  d’eau  cl  une  d’alcool. 

Les  maliéres  colorantes  se  mélangeront  avec  l’un  ou  l'autre  vé- 
hicule ; nous  ne  donuei  ons  donc  pas  des  formules  différentes  pour 
les  injections  à la  glycérine  ou  à la  gélatine;  mais  nous  insistons 
sur  ce  point,  qu'il  est  iniportani  d'opérer  les  réactions  qui  donnent 
naissante  aux  précipités  colorés  dans  le  véhicule  ou  dans  une  por- 
tion du  véhicule  ; on  a,  de  la  sorte,  un  mélange  plus  intime  des 
particules  léimes  qu'en  produisant  le  précipité  û part  pour  l’in- 
troduire ensuite  dans  les  solutions  ou  les  li(|uides. 

Les  doses  des  matières  colorantes  varieront  suivant  la  teinte  qu’on 
désire  obtenir. 

C'est  avec  intention  que  nous  indiquons  dans  nos  formules  la 
quantité  eu  centimètres  cubes  des  solutions  salines  concentrées 
qu’on  devra  employer  et  non  le  poids  des  sels  qui  produisent  la 
réaction.  Cette  façon  d'agir  donne  peut-être  un  peu  moins  d’exacli- 
tude;  mais  cela  a peu  d'importance  et  ce  défaut  est  bien  compensé 
par  la  commudité  que  l'auatomiste  trouvera  en  mesurant  ses  liqui- 
des avec  une  éprouvette  graduée,  au  lieu  de  peser  minutieusement 
des  sels  ipi’il  faut  ensuite  faire  fondre  dans  une  quantité  déterminée 
d'eau. 

47.  Que  l'injeclion  soit  à la  gélatine  ou  au  mélange  froid,  nous 
[iroduisons  ordinairement  le  précipité  dans  une  petite  quantité  de 
glycérine  ; celle-ci  est  ensuite  mêlée  au  véhicule  glycériné  ou  à la 
soluticm  de  gélatine  arsenicale. 

Il  est  évident  (lu'on  pourrait  également  mêler  le  précipité  à une 
solution  de  gélatine  ordinaire  ; mais  alors  il  faut  renoncer  à con- 
server la  masse  à injeclion.  Si  l’on  veut,  on  produira  le  pi  écipité  en 
mêlant  les  solutions  salines  avec  la  dissolution  ordinaire  de  géla- 
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line  (1  (le  gélatine  pour  8 d’eaii),  on  aura  de  la  sorte  des  masses 
qui  ne  contiendront  point  de  glycérine;  on  évitera  d'agir  ainsi  avec 
la  solution  arsenicale,  qui  n'altéve  pas  les  précipités, mais  qui  réa- 
girait sur  certains  sels  introduits  séparément. 

Injections  au  carmin. 

48.  Cette  masse,  préparée  avec  le  carmin,  donne  d'admirables 
injections,  mais  elle  exige  plus  de  soin  et  de  patience  que  les  autres; 
lorsque  les  mélanges  sont  mal  faits,  on  n'obtient  généralement 
qu'une  inliltralion  générale  des  tissus  ; il  est  donc  important  de 
s'étendre  sur  le  mode  de  préparation. 

On^ulvérise  5 ^grammes  de  carmin  dans  un  petit  mortier,  on 
riiuipecte  d'un  peu  d'eau  distillée  et  on  ajoute  quelques  gouttes 
d'ammoniaque.  Il  est  impossible  de  fixer  la  quantité  d'ammoniaque 
nécessaire;  elle  variera  avec  la  force  du  réactif  employé,  mais  on 
doit  chercher  à n'user  que  de  la  dose  nécessaire  pour  dissoudre  le 
carmin.  La  dissolution  est  hélée  en  agissant  avec  un  pilon,  puis  on 
vei'sc  lecarminate  d'ammoniaque  produit  dans  50  grammes  de  gly- 
cérine. On  peut  alors,  si  l'on  craint  d'avoir  laissé  des  parcelles  de 
carmin  solide,  filtrer  à travers  une  llaiielle  sans  avoir  à redouter 
une  rapide  évaporation  de  l'ammoniaque. 

On  a préparé  d'autre  part  50  grammes  de  glycérine  acidulée; 
nous  ajoutons  d'ordinaire  5 grammes  d'acide  acétique  pour  50 
grammes  de  glycérine;  pn  verse  peu  à peu  celte  glycérine  acidulée 
dans  la  glycérine  qui  tient  le  carmin  en  dissolution,  jusqu'à  ce  que 
le  mélange  devienne  légèrement  acide.  On  reconnaît  le  moment 
où  il  faut  s'arrêter  en  exposant  au-dessus  de  la  liqueur  du  papier 
de  tournesol  bleu,  Irés-seii.sible  et  légèrement  humecté.  Dès  que 
le  papier  prend  une  teinte  rose,  on  cesse  de  verser  la  glycérine 
acidulée.  On  a de  la  sorte  une  provision  de  matière  colorante  rouge, 
prèle  à être  employée  ; quand  une  injection  doit  être  pratiquée, 
on  mélange  une  partie  de  la  matière  colorante  avec  trois  ou  quatre 
parties  de  véhicule  (liquide  glycériné  ou  solution  de  gélatine). 

Frey  recommande  de  préparer  une  solution  d'ammoniaque  et  une 
solution  d'acide  acétique,  de  façon  qu'on  sache  la  quantité  d'acide 
acétique  nécessaire  pour  neutraliser  une  quantité  donnée  d'am- 
moniaque. Ce  procédé  nous  semble  un  peu  compliqué  et  moins  sûr 
peut-être,  à cause  des  perles  qu’éprouve  la  solution  ammoniacale 
pendant  la  trituration,  etc.,  pertes  qui  ne  peuvent  être  prévues 
Quoi  qu'il  en  soit,  voici  son  mode  de  préparation  : 

C.  lluBis.  — M cnwtopc.  ^ 
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« On  prend  à peu  près  i50  à 200  ccntigranimes  do  carmin  Irès- 
« fin  et  un  nombre  déterminé  de  gouttes  d’une  solution  d'ammo- 
« Iliaque  (nombre  de  gouttes  qui  peut  être  à volonté,  plus  ou  moins 
• grand),  et  environ  15  grammes  d’eau  distillée;  on  met  le  tout 
« dans  un  mortier  pour  opérer  la  solution  et  broyer  en  même 
« temps  le  carmin  ; puis  on  filtre,  ce  qui  exige  plusieurs  heures, 
« et  occasionne,  en  conséquence,  une  volatilisation,  une  perte 
« d’ammoniaque. 

« On  verse,  en  remuant  lentement  et  sans  cesse,  la  solution  am- 
n moniacale  de  carmin  dans  une  solution  de  colle  fine,  filtrée  et 
« modérément  chauffée.  On  ajoute  à ce  mélange,  un  peu  chauffé 
■ au  bain-marie,  le  nombre  des  gouttes  nécessaire  à la  iPmtra- 
( lisation  de  la  solution  ammoniacale,  dont  on  s’est  primitive- 
« ment  servi.  On  obtient  par  ce  procédé  un  précipité  de  carmin 
« dans  une  solution  acide  de  cxille.  » 

Thiersch  a fait  d’admirables  injections  connues  de  tous  les  ana- 
tomistes : voici  son  mode  de  préparation*.  Le  carmin  pesé  est  mé- 
langé à un  poids  égal  d’ammoniaque  et  à trois  parties  d’eau  dis- 
tillée; on  filtre  et  on  .ajoute  le  liquide  obtenu  é trois  ou  quatre 
parties  d’une  solution  do  gélatine  (une  partie  de  gélatine  et  deux 
parties  d’eau  distillée);  on  môle  à 25°  R.  On  fait  alors  tomber  goutte 
à goutte  de  l’acide  acétique  en  agitant  le  mélange  jusqu’é  ce  que 
l’odeur  de  l’ammoniaque  cesse  d’étre  perçue  et  qu’un  papier  de 
curcuma  placé  au-dessus  ne  brunisse  plus. 

Masses  d'un  rouge  brun. 

49.  Le  précipité  de  cyanoferrure  de  cuivre  rappelle  la  couleur 
de  l’acajou  ; cette  substance,  dont  l'usage  a ^té  répandu  par 
Th.  Leber,  donne  de  bons  résultats;  la  teinte  est  loin  d’être  aussi 
belle  que  celle  du  carmin  et  la  transparence  est  moins  parfaite, 
mais  elle  pénètre  bien  et  ne  transsude  pas.  Voici  comment  on  fera 
la  préparation. 

Prenez  d’une  part  : 


Solution  concentrée  de  ferrocyanure  de  potassium.  . . 20  centiin.  c. 

Glycérine 50  * 

D’autre  part  : 

Solution  concentrée  de  sulfate  de  cuivre 35  centini.  c. 

ülycérinc 


* Tierscti,  Archio  für  microacopischc  Analumie,  von  Max  Scliulüe.  1885. 
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Mêlez  Iciiloiiienl  en  agitant.  Au  moment  d’injecter,  on  ajoutera 
trois  parties  de  véhicule  pour  ime  partie  de  ce  niùlange. 

Masses  bleues. 

50.  De  toutes  les  préparations  indiquées  nous  préférons  celle  de 
Beale,  que  nous  donnons  avec  quelques  modificalions. 

Prenez  d’une  part  : 


Solution  (le  sulfocy.inurc  de  potassium flO  cciitim.  c. 

Glycérine .'iO  

D'autre  part  : 

Perchlorure  de  fer  liquide  à 30* 3 ccntiin.  c. 

Glycérine 60  


Mêlez  lentement  et  ajoutez  trois  parties  de  véhicule  pour  utic 
de  matière  colorante.  Les  particules  bleues  que  l’on  produit  ainsi 
sont  extrêmement  fines  et  restent  en  suspension.  L’injection  est 
trés-lransparente  ; elle  a l’inconvénient  de  pâlir  dans  les  liquides 
alcalins;  il  est  donc  prudent  d'ajonter  à la  masse  quelques  gouttes 
d’acide  chlorhydrique  et  de  conserver  les  pièces  injectées  dans  de 
l'alcool,  auquel  on  mêle  également  un  peu  d'acide  chlorhydrique. 

Richardson  remplace  le  perchlorure  de  fer  par  le  .'ulfate  de 
1er. 

Le  bleu  de  Prusse  ordinaire  possède  la  propriété  de  se  dissoudre 
dans  l’acide  oxalique  ; on  trouve  cette  dissolution  dans  le  com- 
merce, où  elle  est  connue  sous  le  nom  de  bleu  soluble;  en  mêlant 
('.ette  matière  coloranlc  à une  solution  de  gélatine  ou  à la  solution 
de  glycérine,  on  obtient  une  masse  à injection  bleue  qui  a le  mérite 
d’être  vite  préparée.  Si  l'on  veut  faire  soi-même  le  bleu  soluble, 
on  cherchera  à produire  les  réactions  au  milieu  du  véhicule.  Voici 
la  formule  de  Thiersch  donnée  par  Frey  : 

I On  prépare  une  solution  froide  saturée  de  protoxyde  de  fer  (A), 
« une  autre  solution  avec  le  cyanoferrure  de  potassium  (B),  et 
( une  troisième  solution  d’acide  oxalique  (C).  Enfin,  il  est  néccs- 
« saire  d’avoir  une  solution  chaude  de  colle  fine.  On  mêle,  dans  un 
n vase  de  porcelaine,  environ  15  grammes  de  solution  de  colle 
• avec  6 centimètres  cubes  de  la  solution  (A).  Un  deuxième  vase, 
« plus  grand,  recevra  un  mélange  de  50  grammes  de  solution  de 
t colle  et  de  12  centimètres  cubes  de  la  solution  (B);  on  y ajoii- 
v lera  plus  tard  encore  12  centimètres  cubes  de  la  solution  d’a- 
« eide  oxalique  (C).  Quand  le  mélange,  contenu  dans  les  deux  vases 
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« sera  refroidi  et  marquera  de  ‘25  à 32“  centigrades,  ou  vei- 
« sera  , goutte  à goutte , et  en  remuant  sans  inlerruplion,  le 
I contenu  du  premier  vase  dans  le  mélange  du  second.  Lorsque  le 
« précipité  sera  complet,  on  chauffera  pendant  quelque  temps  en 
« remuant  sans  cesse  la  masse  d’un  bleu  foncé,  jusqu’à  100° 
« centigrades,  puis  on  filtrera  à l’aide  d’une  flanelle.  Une  matière 
(I  à injection  ainsi  composée  se  conserve  très-bien  dans  le  baume 
« de  Canada.  11  est  facile  d’en  changer  la  couleur  foncée  en  un 
« bleu  plus  clair;  il  suffit  pour  cela  d’ajouter  quelque  peu  de  so- 
« lution  de  colle.  » 

Masses  jaunes. 

51.  Nous  obtenons  avec  le  sulfure  de  cadmium  une  fort  belle 
matière  d’un  jaune  orangé,  qui  donne  d’excellents  résultats.  Le 
précipité  ne  reste  pas  longtemps  eu  suspension  dans  la  glycérine, 
comme  le  font  au  contraire  le  précipité  bleu  ou  le  carmin,  mais  il 
suffit  d’agiter  le  flacon  pour  disperser  les  molécules  de  sulfure  de 
cadmium,  qui  ne  se  déposent  ensuite  qu’à  la  longue. 

On  prend  d’une  part  : 


Solution  concentrée  de  sulfate  de  cadmium tO  centiin.  c. 

Glycérine 50  — 

b’autic  part  : 

Solution  concenticc  de  sulfure  de  sodium 30  cciitim.  c. 

Glycérine .'lO  — 


On  mêle  les  deux  solutions  en  remuant  constamment  le  liquide 
et  on  ajoute,  comme  pour  les  autres  préparations,  trois  parties  de 
véhicule  pour  une  de  matière  colorante. 

Une  matière  d’un  jaune  plus  clair  est  obtenueà  l'aidedu  chromate 
du  plotuh  ; celte  injection,  connue  sous  le  nom  d’ittjeclioii  jaune  de 
Thiersch,  est  loin  d’étre  préférable  au  sulfure  de  cadmium;  le  pré- 
cipité est  grenu  et  pesant  ; il  gagne  rapidement  le  fond  du  vase  et 
dotme  au  microscope  utte  teinte  peu  intense  et  peu  transparente. 
Cependant,  tuul  en  conseillant  l'emploi  du  sulfure  de  cadmium, 
nous  donnons  la  formule  de  Thier.sch  : 

On  mêle  20  centimètres  cubes  de  solution  concentrée  de  bichro- 
mate de  potassé,  avec  HO  centimèires  cubes  de  solution  de' gélatine. 
D’aulre  part,  on  ajoute  .iO  centimètres  cubes  de  solution  concentrée 
d’azotate  de  plomb,  à 80  centimètres  cubes  de  solution  de  gélatine. 
Un  réunit  les  deux  mélanges  maintenus  à une  douce  tein|>éralure. 
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puis,  lorsque  le  précipité  est  formé,  ou  chauffé  é 100°;  on  peut  rem- 
placer la  solution  de  colle  par  un  mélange  glycériné. 

Masses  vertes. 

52.  On  a recommandé,  pour  avoir  la  teinte  verte,  de  réunir  un 
mélange  bleu  é un  mélange  jaune;  nous  préférons  nous  servir  du 
vert  de  Scheele  obtenu  de  la  façon  suivante  : 

Prenez  d’une  part  : 


Solution  conccntrcc  d’arséuile  de  potasse 80  ccntim.  c. 

Glycérine 50  — 

D'autre  part  : 

Solution  concentrée  de  sulfate  de  cuivre 40  cenlim.  c. 

Glycérine 50  — 


Hélez  et  employez  comme  les  matières  colorantes  qui  précédent. 
Les  préparations  injectées  en  vert  ne  sont  pas  aussi  belles  qu'avec 
les  autres- matières  colorantes;  non  pas  que  la  pénétration  soit 
insuffisante,  mais  la  teinte  n'est  pas  assez  tranchée  et  on  est  obligé 
de  charger  le  véhicule  d'une  proportion  assez  considérable  de  ma- 
tière colorante. 

Injections  avec  les  couleurs  dérivées  de  l'aniline. 

53.  Les  nuances  si  riches  des  couleurs  fabriquées  avec  l'aniline 
sont  difficilement  employées  pour  les  injections.  Ces  substances  ont 
un  défaut  capital,  c’est  d'étre  solubles  dans  l’alcool,  de  sorte  que 
les  organes  injectés  ne  peuvent  être  plongés  dans  ce  liquide.  De 
plus  la  fuchsine  (matière  colorante  rouge)  est  .soluble  à la  fois  dans 
l'alcool,  dans  l'eau  et  dans  la  glycérine;  il  faut  donc  renoncer  û 
l’employer  avec  la  gélatine  ou  La  glycérine.  Le  bleu,  le  violet,  le 
jaune  d'aniline  peuvent  être  mêlés  aux  véhicules  ordinaires  apré.s 
avoir  été  dissous  dans  une  très-petite  quantité  d’alcool  ; injectés 
ainsi,  ils  infiltrent  facilemeut  les  tissus  cl  les  pièces  ne  doivent  pas 
être  durcies  ou  conservées  dans  l’alcool  qui  s’emparerait  de  la 
matière  colorante;  on  se  servira  de  la  glycérine  comme  moyen  de 
conservation. 

J'ai  songé  é unir  le  rouge  (chlorhydrate  de  rosaniliue),  le  bleu 
(chlorhydrate  de  rosaniliue  Iripliéniliquc),  le  violet  (chlorhydrate 
de  rosaniline  triélhyliaque),  ou  le  jaune  (chiysaniline),  à du  collo- 
dion  qui  sert  de  véhicule.  On  obtient  de  la  sorte  des  injections 
d’une  homogénéité  et  d'une  teinte  admirables,  et  d’une  transparence 


Digitized  by  Google 


58 


l^JECrI().^S  AU  COIXODION. 


parfaite;  ma»  il  est  toujours  impossible  de  les  placer  dans  l'alcool  ; 
elles  se  conservent  bien  dans  la  glycérine  ; cependant  le  rouge  finit 
par  pAlir.  En  laissant  sécher  les  tissus  injectés  ou  les  coupes  (et  la 
dessiccation  se  fait  très-rapidement  dans  ce  cas),  il  devient  facile  de 
faire  des  préparations  dans  le  baume  de  Canada  dissous  par  le  chlo- 
roforme, car  le  chloroforme  n’agit  en  aucune  façon  sur  ces  couleurs. 

J’ai  fait  quelquefois  avec  ces  injections  de  véritables  préparations 
microscopiques  de  vaisseaux  par  corrosion.  Il  suffit  de  laisser  les 
tissus  injectés  au  collodion  se  décomposer  lentement  dans  l'eau  ; 
on  trouve  au  bout  d’un  temps  variable  la  matière  à injection  qui 
seule  ne  s’est  pas  décomposée. 

Injections  au  collodion. 

54.  Passons  à l’indication  du  procédé  : 5 grammes  de  fulmi- 
coton  sont  placés  dans  un  vase  bien  bouché  avec  200  grammes 
d’éther  sulfurique  et  20  gouttes  d'alcool.  Il  est  important  de  mettre 
fort  peu  d’alcool  et,  si  le  fulmicoton  se  dissolvait  dans  l’éther  em- 
ployé, on  n’ajouterait  pas  l’alcool  qui  facilite  l’infiltration  de  la  ma 
tière  colorante  dans  les  tissus.  On  ajoute  au  collodion  iO  centi- 
grammes de  la  couleur  que  l’on  a d’abord  dissoute  dans  quelques 
gouttes  d’alcool  pur  ; le  bleu  et  le  violet  peuvent  être  ajoutés  direc- 
tement et  sans  addition  d’alcool.  On  filtre  rapidement  à travers  un 
linge  placé  dans  un  entonnoir  que  l’on  recouvre  d’une  plaque  de 
verre  pour  empêcher  l’évaporation.  La  canule  étant  fixée  et  rem- 
plie d’éther  sulfurique,  on  fait  pénétrer  l’injection  à l’aide  d’un 
instrument  quelconque.  Il  suffit  ensuite  de  laisser  exposé  à l’air 
l’organe  injecté,  la  dessication  s’opère  rapidement.  La  peau,  les 
muqueuses,  les  membranes  minces  sont  étalées  et  desséchées  sur 
une  plaque  de  verre  et  traitées  par  le  baume  de  Canada.  Pour  les 
muscles,  le  foie,  les  reins,  etc.,  on  pratiquera  des  coupes  le  lende- 
main de  l’injection,  on  les  placera  sur  une  lame  de  verre  où  elles 
sécheront  promptement  et  on  les  traitera  de  la  même  façon.  Il  est 
possible  de  conserver  des  coupes  fraîches  dans  la  glycérine,  mais 
la  couleur  rouge  disparaît  alors  peu  à peu,  la  couleur  bleue  persiste 
indéfiniment. 

Malgré  leurs  inconvénients,  ces  matières  à injection  peuvent 
rendre  quelques  services;  elles  sont  difficiles  à préparer,  désagréa- 
bles à employer;  on  réussit  plus  rarement  avec  elles,  mais  ceux  qui 
aiment  les  belles  injections  tenteront  l'emploi  de  ces  riches  cou- 
leurs. 
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Injertiona  blanches. 

55.  C’e.sl  avec  inteiitinn  qiie  nous  n’avons  rien  dit  des  matières  à 
injections  blanches,  qu’il  faut  abandonner  lorsqu’ils  s’agit  d’injec- 
tions transparentes  ; en  effet,  si  l’on  obtenait  une  matière  colorante 
blanche  et  transparente,  on  ne  pourrait  pas  la  distinguer  à la  lumière 
réfléchie.  Le  carbonate  de  plomb,  le  chlorure  d’argent  ont  été  choi- 
sis par  quelques  anatomistes  ; nous  aimerions  mieux  le  sulfate  de 
hante  indiqué  par  Frcy  et  dont  les  particules  sont  très-fines  ; en 
outre,  ce  précipité  ne  se  décompose  pas  aisément  comme  les  deux 
premières  substances,  et,  sans  être  transparent,  il  ne  donne  pas  une 
masse  complètement  opaque  ; mais  il  est  encore  préférable  de  lais- 
ser de  côté  la  couleur  blanche,  qui  ne  devient  facilement  apparente 
qu’à  la  condition  de  diminuer  la  transparence. 

Nous  rejetons  également  les  injections  brunes  ou  noires,  qui  sont 
toujours  plus  ou  moins  opaques  ; nous  en  avons  essayé  plusieurs 
espèces  et  les  résultats  obtenus  ont  été  trop  défectueux  pour  nous 
encourager  dans  c.es  tentatives  ; quant  aux  injections  par  double 
décomposition,  il  faut  les  proscrire  ; nous  en  dirons  la  raison  plus 
loin. 

Injections  au  nitrate  d'argent. 

56.  La  réaction  du  nitrate  d’argent  sur  les  éléments  anatomiques 
sera  étudiée  dans  un  autre  chapitre.  Nous  décrirons  seulement  ici 
le  mode  d’emploi  de  ce  précieux  réactif  pour  dévoiler  l’épithélium 
qui  tapisse  divers  canaux  de  l’économie.  Lorsque  ces  canaux  sont 
volumineux,  ou  lorsqu’il  s’agit  des  séreuses,  ou  peut  les  ouvrir  et 
imprégner  leur  surface  en  les  plongeant  dans  une  solution  argen- 
tique  ; mais  pour  les  conduits  plus  petits,  il  faut  nécessairement 
employer  le  procédé  de  l’injcctiou. 

Une  simple  solution  aqueuse  d’azotate  d’argent,'  suffisante  pour 
les  réseaux  lymphatiques,  donne,  pour  les  vaisseaux  sanguins,  les 
conduits  glanduli\ires  et  les  terminaisons  bronchiques,  des  résultats 
incomplets;  l’imprégnation  existe  dans  tous  les  cas,  mais  les  parois 
reviennent  peu  à peu  sur  elles-mêmes,  se  plissent,  et  les  cellules 
épithéliales  epparaissent  confusément;  il  faut  donc  que  les  parois 
restent  tendues. 

On  obtient  ce  résultat  en  mélangeant  de  la  gélatine  à la  solution  de 
nitrate’d'argent.  Mêlez  dans  un  vase  en  |)orcelainc  50  grammes  de 
gélatine  et 350  grammes  d’eau  distillée;  faites  fondre  la  gélatine  au 
bain-marie,  puis  ajoutez  iOO  grammes  d’une  solution  de  nitrate 
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d’argent  au  100'.  Le  mélange  est  passé  à travers  une  flanelle  qui 
retient  les  impuretés  ; la  matière  à injection  et  l’organe  dont  on 
veut  étudier  les  canaux  sont  maintenus  à une  température  de  45“. 

Quand  on  pousse  le  liquide  avec  une  seringue,  il  est  bon  d’en 
avoir  une  spéciale  en  verre  ; car  les  instruments  de  cuivre  décom- 
posent la  solution  argentique;  la  seringue  à crémaillère  (fig.  1)  est 
excellente  pour  cet  usage  ; il  est  préférable  du  reste  d’employer  les 
appareils  pression  continue.  Dés  que  l’injocliou  est  terminée,  ce 
que  l’on  reconnaît  souvent  à la  teinte  blancliâire  que  prennent  les 
tissus,  on  place  la  pièce  dans  un  endroit  obscur;  évitez  surtout  de 
la  plonger  dans  un  liquide  quelconque.  Au  bout  de  vingt-quatre 
heures,  ou  l’exposera  à la  lumière  et  on  commencera  les  prépara- 
tions, ou  bien  on  la  placera  dans  l’alcool  pour  la  durcir  et  pratiquer 
des  coupes,  qui  ne  prendront  un  bel  aspect  qu’aprèsune  exposition 
plus  ou  moins  longue  à la  lumière. 

Lorsque  ces  préparations  doivent  être  conservées,  elles  seront 
plongées  un  instant  dans  une  solution  faible  d’hyposulfite  de  soude 
dés  qu’à  l’air  elles  auront  atteint  la  teinte  voulue  ; on  les  fixe  ainsi 
comme  une  épreuve  de  photographie.  On  les  conservera  ensuite 
dans  la  glycérine,  ou  bien,  après  les  avoir  de  nouveau  privées 
d’eau  par  l’alcool,  on  les  traitera  par  le  baume  de  Canada. 

' Quand  l’opération  est  bien  exécutée,  on  obtient  d’admirables  pré- 
parations ; les  contours  des  cellules  épithéliales  deviennent  très- 
apparents  et,  s’il  s’agit  du  système  circulatoire  lymphatique  ou  san- 
guin, les  réseaux  capillaires  sont  aussi  nettement  accusés  qu’avec 
les  matières  colorantes  transparentes. 

C’est  dans  ces  injections  surtout  qu’il  est  indispensable  d’avoir 
des  tissus  très-frais  ; pour  les  vaisseaux  et  pou  r les  terminaisons  bron- 
chiques ou  mieux  canalicules  respirateurs,  l’épithélium  est  souvent 
altéré  quelques  heures  après  la  mort. 

Il  arrive  parfois  que  la  solution  de  nitrate  d’argent  ne  borne  pas 
son  action  à la  surface  et  qu’elle  agit  plus  profondément  sur  les  élé- 
ments musculaires,  sur  ceux  des  vaisseaux,  par  exemple  ; les  libres 
cellules  deviennent  alors  apparentes  et  les  éléments  épithéliaux  sont 
plus  ou  moins  masqués.  C’est  .surtout  quand  répithéliuni  est  déjà 
légèrement  altéré  que  cet  inconvénient  se  présente.  On  peut,  dans 
certains  cas,  utiliser  cet  accident;  ainsi,  c’est  le  meilleur  moyen  de 
constater  la  présence  de  l’épithélium  qui  tapisse  les  glomérules  de 
.Malpighi  du  rein  ; une  injection  de  nitrate  d’argent  poussée  par 
l’artère  rénale  ne  tarde  pas  à imbiber  ces  glomérules. 
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Pour  Icscondiiils  glanduliiires,  les  terminaisons  bronchiques  et 
surtout  pour  les  lymphatiques  et  les  vaisseaux  sanguins,  les  injec- 
tions au  nitrate  d’argent  sont  d'une  grande  utilité. 

Injection»  conserratnces  et  durcissante». 

57.  Cerlaines  injections  n’ont  point  pour  but  de  rendre  les  vais- 
seaux plus  apparents  et  sont  destinées  ù agir  sur  1rs  tissus  par  im- 
bibition  ; il  n'est  pas  question  ici  de  celles  qui  servent  é la  conser- 
vation par  embaumement,  mais  d'un  procédé  utile  h connaître  poul- 
ies recherches  d’anatomie  générale.  On  n'ignore  pas  les  diHTicultés 
qu'on  éprouve  à durcir  convenablement  quelques  organes,  la 
moelle  épinière  et  le  cerveau,  par  exemple,  surtout  lorsqu’on  fait 
usage  de  l'acide  chromique  ou  de  chromate  de  potasse;  le  durcis- 
sement s’effectue  à la  surface  pendant  que  le  centre  se  ramollit  et 
s’altère.  On  évite  cet  inconvénient  en  injectant  pré  ilablement  une 
solution  d’acide  chromique  ou  de  chromate  de  potasse,  soit  par 
l’aorte,  s’il  s’agit  d’un  petit  animal,  soit  par  un  vaisseau  principal 
de  l’organe  que  l'oii  désire  employer  ; le  liquide  s’infiltre  peu  à peu  • 

dans  les  tissus,  le  vaisseau  est  lié,  et  après  une  demi-heure  l’organe 
que  l’on  veut  conserver  est  enlevé  et  placé  dans  une  solution  sem- 
blable à celle  qui  a servi  pour  l’injection. 

(Conservation  des  masses  à injections. 

.58.  En  suivant  la  méthode  générale  que  nous  indiquons  pour  la 
préparation  des  matières  à injection,  c’est-à-dire  en  opérant  le  pré- 
cipité dans  la  glycérine,  les  particules  sont  plus  fines  et  mieux 
isolées;  on  a,  en  outre,  l'avantage  de  conserver  les  substances  colo- 
rantes préparées;  il  ne  reste  plus  qu’à  les  mélanger  avec  une  quan- 
tité déterminée  de  véhicule  au  moment  de  s’en  servir. 

Ces  matières  colorantes  s’associent  également  bien  à la  solution 
chaude  de  gélatine  ou  à la  solution  froide  de  glycérine. 

Si  l’on  désire  conserver  dos  mélanges  prêts  à être  injectés,  rien 
n’est  plus  facile  avec  le  mélange  de  glycérine,  eau  et  alcool;  il  siif- 
tlt  d’avoir  la  précaution  de  fermer  hermétiquement  le  flacon  afin 
d’empêcher  l’évaporation  de  l’alcool.  Pour  les  masses  à base  de 
gélatine,  enjoindra  les  substances  colorantes  en  suspension  dans  la 
glycérine  à la  solution  de  gélatine  arsenicale  que  nous  avons  indi- 
quée plus  haut  (pages  51-ÔI2). 

On  conserve  ainsi  une  collection  de  teintes  variées  qui  suffisent 
dans  tous  les  cas.  Qu’il  s’agisse,  par  exemple,  d’injecter  les  pou- 
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mons,  on  pou.ssera  dans  les  artères  bronehiques  la  masse  rouge 
au  carmin,  dans  l'artère  pulmonaire  la  masse  rouge  brun  au  sulfo- 
cyanure  do  enivre,  dans  les  veines  pulmonaire  la  masse  bleue,  dans 
les  bronches  la  masse  jaune,  et  il  restera  pour  les  lymphatiques  le 
choix  entre  l'injection  au  nitrate  d’argent  ou  au  vert  de  Scheele,  ou 
bien  encore  aux  mélanges  opaques.  Nous  ne  conseillons  guère  l'em- 
ploi des  nuances  qui  résultent  du  mélange  des  couleurs,  le  violet, 
par  exemple  ; on  possède  assez  de  teintes  tranchées  pour  n'étre  pas 
obligé  de  recourir  à ces  moyens. 

Ajoutons  qu'il  est  prudent,  avant  de  se  servir  d’une  matière  à in- 
jection transparente,  de  la  passer  à travers  une  flanelle  grossière, 
surtout  pour  les  mélanges  rouge-brun,  jaune  et  vert. 

La  conservation  facile  des  matières  colorantes  toutes  préparées 
et  des  véhicules  permet  de  faire  les  injections  transparentes  avec 
autant  de  promptitude  et  de  commodité  que- les  injections  opaques 
aux  vernis  ou  à l’essence  de  térébenthine. 

Injections  sur  les  animaii.r  vivants. 

59.  Nous  devons  indiquer  ici  un  procédé  ingénieux,  qui  consiste 
k retirer  par  une  veine  d’un  animal  vivant  une  certaine  quantité  de 
sang,  que  l’on  remplace  par  une  solution  étendue  de  carminate 
d’ammoniaque,  ou  une  solution  de  sulfate  de  soude  colorée  par 
l’indigo  ; la  matière  colorante  se  môle  au  sang  qui  ne  cesse  pas 
de  circuler,  et  il  suffit  de  placer  des  ligatures  sur  les  veines  d'un 
organe,  ou  à la  racine  d'un  membre,  pour  obtenir  les  réseaux  vas- 
culaires pleins  de  sang  coloré.  L’auteur  de  ce  procédé,  t'hrzonc- 
zewsky,  ajoute  que  certains  tissus,  certaines  glandes  s’imprégnent 
de  la  .substance  colorante,  les  tubes  du  rein  s’emparant  du  carmin, 
les  conduits  biliaires  de  l’indigo,  etc.,  et  c’est  là  précisément  à 
notre  avis  le  principal  reproche  que  l'on  doit  lui  faire.  Cette  im- 
bibition  facile  des  tissus  est  fâcheuse  et  l'injectiou  manque  de  net- 
teté; en  outre,  les  capillaires,  remplis  de  globules  colorés,  sont 
loin  d’avoir  la  transparence  et  la  beauté  de  ceux  que  l’on  remplit 
avec  des  injections  ordinaires.  Nous  pensons  donc  que  ce  moyen  ne 
doit  pas  être  employé  pour  l'étude  des  vaisseaux. 

60.  Nous  avons  tenté,  non  plus  seulement  de  colorer  le  sang, 
mais  de  le  remplacer  sur  le  vivant  par  une  m.atière  à injection 
poussée  dans  les  veines.  Voici  comment  nous  procédions  ; une 
canule  était  placée  dans  une  veine  jugulaire  du  cdté  droit,  par 
exemple,  et  dirigée  du  cété  du  cœui  ; la  veine  jugulaire  de  l’autre 


Digitized  by 


INJECTIONS  D’ANUAIIX  VITANTS. 


43 


côté  était  ouverte,  on  laissait  le  sang  s’écouler  en  partie  et  on  pous- 
sait (tans  la  canule  une  solution  claire  de  gélatine,  colorée  par  le 
carmin  ou  le  bleu  soluble  (voy.  p.  55);  la  matière  arrivait  au  cœur 
qui  la  chassait,  mais  les  capillaires  du  poumon  retenaient  une 
grande  partie  de  finjection;  il  passait  peu  de  chose  dans  le  cœur 
gauche,  et  la  matière  colorante  était  toujours  mêlée  avec  du  sang, 
qui  lui  donnait  un  fâcheux  aspect. 

61.  Il  est  un  moyen  excellent  d'injecter  l'animal  vivant,  c'est 
celui  que  nous  avons  employé  avec  M.  Onimus*. 

« Sur  un  lapin,  on  ouvre  l’abdomen;  on  lie  l’aorte  au-dessus  des 
K artères  rénales  et  l'on  introduit  au-dessous  une  canule,  ^commii- 
« niquant,  au  nioyen  d'un  tube  de  caoutchouc,  avec  un  entonnoir 
isde  verre  dans  lequel  on  verse  du  lait  chauffé  à environ  30*. 
< Le  niveau  du  lait  se  trouve  à deux  décimètres  au-dessus  de  l’aorte. 
O On  coupe  en  même  temps  la  veine  iliaque.  An  bout  de  deux  mi- 
« mites,  on  voit  le  sang  qui  s’écoule  par  les  veines  mélangé  avec 
a du  lait.  Le  lendemain,  au  microscope,  on  constate  (pie  toutes  les 
t parties  du  corps,  situées  au-dessous  de  la  ligature  de  l’aorte, 
« sont  complètement  exsangues,  et  que  les  capillaires  sont  remplis 
« de  gouttelettes  de  lait.  » 

Nous  avions  d’abord  choisi  le  lait,  pour  exciter  le  moiis  possible 
la  contracture  des  vaisseaux  ; mais  on  obtient  le  même  résultat,  en 
ne  se  servant  que  de  pressions  insignifiantes,  avec  une  solution  de 
gélatine  colorée  par  le  carmin  précipité;  mais  il  faut  éviter  la  gly- 
cérine et  toutes  les  substances  qui  agiraient  sur  la  contractilité 
vasculaire  ; cette  recommandation  s’applique,  du  reste,  également 
aux  injections  pratiipiées  sur  des  animaux  récemment  sacrifiés. 
Si  l’on  emploie  ce  procédé  pour  remplir  les  vaisseaux  de  tout 
l'animal,  on  ouvre  le  thorax  avec  précaution,  en  rasant  le  sternum; 
une  ligature  est  placée  & l’origine  de  l'aorte,  une  pince  à pression 
(Hmtinue  un  peu  plus  loin  et  la  c.anule  est  fixée  entre  la  ligature  et 
la  pince;  puis,  le  ventricule  droit  est  ouvert  et  on  laisse  couler 
l'injection  ; il  faut  seulement  sc  hâter  pour  profiter  dos  avan- 
tages qu'offre  l'animal  vivant.  Nous  pen.^oiis  que  les  heureux  résul- 
tats que  l’on  obtient  ainsi  sont  dus  à deux  c.-iuses  : l'absence  de 
sang  coagulé  et  la  persistance  de  la  conlractilité  artérielle,  qui 
chasse  la  matière  liquide  dans  les  capillaires  et  les  veines. 


* l.egras  et  Onimus,  Hnhcrchet  exférimenluU»  lur  la  ctrculaiton  [Journal 
d anatomie  et  de  phy  iologie,  juillei  et  soOt  IfItiR]. 
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CHAPITRE  V 

Condition*  onatomique*  à remplir  pour  faire  1^  iajeotloaa. 

62.  Lorsqu'il  s'agit  d'injecter  des  animaux,  il  est  facile  de  se 
placer  dans  les  conditions  favorables.  On  choisira  de  préférence  un 
animal  mort  d'hémorrhagie,  afin  que  les  capillaires  conticmieni 
peu  de  sang,  et  que  l'injection  passe  plus  facilement.  Aussitôt  après 
la  mort,  pendant  que  l'animal  est  encore  chaud,  on  commence  l’o- 
pération, c’est  l'instant  le  plus  propice;  la  faible  quantité  de  sang 
qui  reste  encore  dans  les  vaisseaux  n’est  pas  coagulée  ; les  artères 
ont  conservé  leur  contractilité  normale;  mais,  alors  on  ne  réussit 
complètement  qu'à  la  condition  d'employer  des  liquides  qui  n'ir- 
rilent  pas  trop  vivement  les  parois  vasculaires.  La  glyct'rine,  l’al- 
cool, la  térébenthine  doivent  être  bannis  de  ces  liquides,  ils  aiiié- 
ncTaientla  contracture  des  vaisseaux  et  l'injection  pénétrerait  dil- 
ficilemeni.  ( e 'qu’il  y a de  mieux,  dans  ce  cas  particulier,  c’est  la 
gélatine  diversement  colorée  et  sans  mélange  de  glycérine  ; le 
cadavre  de  l’animal  conserve  assez  de  chaleur  pour  qu'il  soit  inutile 
de  l’échauffer. 

6ô.  Si  l'injection  ne  peut  se  faire  immédiatement  après  la  mort, 
il  faut  attendre  un,  deux  ou  trois  jours  suivant  la  température  et 
suivant  que  la  rigidité  cadavérique  durera  plus  ou  moins  longtemps; 
jamais  on  ne  se  servira  d’un  cadavre  en  état  de  rigidité. 

Pour  l’homme,  si  l'on  excepte  les  membres  récemment  amputés, 
les  opérations  des  tumeurs  et  les  rares  circonstances  où  l’on  peut 
disposer  des  condamnés  â mort,  on  injecte  les  tissus  deux  jours 
après  la  mort.  Il  est  donc  inutile  de  se  préoccuper  de  l'action  de  la 
matière  à injection  sur  les  vaisseaux,  il  suffit  que  celle-ci  soit  trés- 
pénétrante;  mais  on  devra  choisir  des  jeunes  sujets  plutôt  que  des 
vieillards,  et  des  corps  peu  chargés  de  graisse,  ne  présentant  pas 
d’ecchymoses  ou  de  vergetures.  Les  cadavres  des  hommes 
morts  brusquement  à la  suite  d'un  traumatisme  grave  sont  pré- 
férables. Si  la  mort  est  survenue  lentement  et,  surtout,  s’il  y a 
altération  du  sang,  comme  dans  la  plupart  des  maladies  générales 
et  des  inllanimations,  le  sang  coagulé  engorge  les  capillaires  et 
même  les  artérioles,  la  réussite  devient  alors  incertaine,  et 
elle  n’est  guère  possible  qu'à  la  condition  de  faire  passer  pâl- 
ies vaisseaux  un  courant  d’eau  qui  dissociera  et  entraînera  peu 
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à peu  les  caillots  et  les  globules  agglomérés;  ce  lavage  ilu 
système  circulatoire  devra  se  faire  avec  précaution;  ou  agira 
avec  lenteur  en  employant  une  pression  faible.  Généralement 
on  fixe  sur  la  calcule  appliquée  à l’artère  principale  un  tube 
en  caoutchouc  qui  aboutit  à un  robinet  d'eau  ; on  peut  employer 
avantageusement  notre  appareil  à entonnoir  (fig.  5).  liOrsque  les 
tissus  seront  devenus  tout  é fait  pâles,  on  arrêtera  le  courant  d'eau 
et  on  suspendra  la  pièce  de  façon  que  le  liquide,  qui  distend  les 
vaisseaux  et  œdématié  les  tissus,  puisse  s'écouler  partiellement. 
Cette  opération  préparatoire  facilite  singulièrement  l’injection  des 
réseaux  lymphatiques,  qui  se  gonflent  et  sont  aisément  atteints  par 
les  canules  piquantes  ou  les  tubes  de  verre  eflilés.  Malgré  tout,  le 
lavage  des  vaisseaux  a quelques  graves  inconvénients;  il  altère  plus 
ou  moins  les  minces  parois  capillaires,  et  la  matière  à injection 
s'épanche  ensuite  dans  les  tissus  plus  souvent  que  dans  le  cas  con- 
traire; on  ne  s’y  résoudra  que  dans  les  cas  où  cette  opération  pré- 
liminaire sera  jugée  indispensable. 

64.  Du  reste,  les  globules  du  sang  que  renferment  les  vaisseaux 
ne  gênent  pas  autant  qu’on,  pourrait  le  croire  au  premier  abord,  si 
toutefois  il  n’y  a pas  accumulation  trop  considérable,  comme  dans 
les  organes  enflammés.  L’injection  chasse  devant  elle  le  liquide 
contenu,  en  laissant  appliqués  contre  leur  face  interne  les  caillots 
ou  la  matière  colorante  qui  s'est  déposée.  Lorsqu'on  pousse  ensuite 
l'injection  par  l'ordre  de  vaisseaux  opposés  au  premier,  le  sérum 
comprimé  transsude  au  travers  des  parois  vasculaires,  comme, 
lorsqu’on  injecte  de  l’eau  ou  de  la  gélatine,  on  voit  ces  substances 
s'infiltrer  dans  les  tissus  sans  rupture  des  tuniques. 

Les  globules  sanguins,  ou  leurs  détritus  tenus  en  suspension  dans 
ce  liquide,  restent  appliqués  contre  la  face  interne  des  vaisseaux, 
même  des  capillaires,  et  n’empêchent  pas  l’injectiqji  de  passer  et 
de  les  remplir;  mais  il  faut  usen  d’une  pression  plus  considérable 
et  plus  soutenue  que  dans  le  cas  de  vacuité  des  capillaires. 

Il  se  rencontre  presque  toujours  quelques  points , quelquefois 
assez  étendus,  où  les  parties  solides  du  sang  s'accumulent  et  em- 
pêchent l’injecl  ion  de  pénétrer.  Onobservece  fait  constamment  dans 
les  tumeurs  dites  cancéreuses  et  épidermiques;  dans  diverses  alté- 
rations des  muqueuses,  etc.,  où  le  sang,  coagulé  déjà  pendant  la 
vie  dans  les  capillaires,  et  même  dans  des  vaisseaux  non  capil- 
laires, empêche  l'injection  de  pénétrer;  mais  il  y a toujours  des 
parties  injectées  dans  le  voisinage  de  celles-ci.  L’étude  des  injec- 
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tiens  à la  loupe  ou  au  microscope  fait  eonstaler  tous  ces  faits. 

65.  Si  les  injections  réussissent,  quand  l'animal  est  mort  depuis 
un  certain  temps,  et  en  été  surtout,  il  faut  cependant  prendre  garde 
que  l'altération  des  tissus  ne  soit  déjà  trop  avancée.  On  ne  peut  pas 
donner  de  signes  précis  du  degré  d'altération  qu'il  faut  éviter  d’at- 
teindre; cela  varie  trop  suivant  la  température,  l’humidité,  les 
espèces  animales  et  les  divers  organes.  L’habitude  seule  peut  servir 
de  guide  à cet  égard. 

C’est  lorsque  les  tissus  sont  trop  altérés  que  l’on  voit  les  lympha- 
tiques de  l'organe  s’injecter  très-facilement  par  les  artères  ou  par 
les  veines,  par  ces  dernières  principalement.  On  sait  pourtant,  qu’en 
raison  des  rapports  anatomiques  existant  entre  les  capillaires  san- 
guins et  les  lymphatiques,  la  gélatine  et  même  le  suif  colorés  ou 
non  par  des  matières  en  suspension  poussées  dans  les  artères  pen- 
dant longtemps,  en  sortent  par  transsudation  oxosmotique  et  œdé- 
matient  le  tissu  injecté.  Ils  passent  souvent  incolores  ou  à peine 
colorés  dans  les  lymphatiques  qu’ils  remplissent  alors,  des  réseaux 
d'origine  vers  les  conduits  collecteurs.  C’est  même  là  le  procédé 
employé  par  Mascagni  pour  l’injection  .des  lymphatiques  du  rein 
et  de  beaucoup  d’autres  organes.  Ce  procédé  donne  assez  fréquem- 
ment de  bons  résultats,  pour  qu'il  mérite  d'étre  employé  dans  des 
cas  qui  ne  peuvent  être  fixés  d'avance,  mais  que  dans  chaque  ordre 
de  recherches  l’expérience  du  laboratoire  apprend  à déterminer. 

Quand  on  injecte  les  conduits  excréteurs  des  diverses  glandes 
ou  les  bronches,  les  lymphatiques  du  parenchyme  se  remplissent 
du  véhicule  de  la  matière  colorante  ; le  suif,  par  exemple,  ou  la  géla- 
tine y passent  sans  que  toujours  la  couleur  les  pénètre  elle-même; 
mais  c’est  par  un  mécanisme  différent  du  précédent.  Ici  c’ist  une 
traiissudation  moléculaire  exosmotique  du  suif  ou  de  la  gélatine,  au 
travers  de  la  giuqueuse  du  conduit  qui  a lieu  et,  si  cette  substance 
pénètre  plus  facilement  dans  les  lymphatiques  que  dans  les  vais- 
seaux sanguins,  c’est  parce  qu’ils  ont  leurs  parois  plus  minces 
que  celles  de  ces  derniers  et  parce  qu'ils  sont  plus  superficiels. 

Lorsque  après  avoir  rempli  les  capillaires  sanguins  par  un  seul 
ordre  de  vaisseaux  et  fait  passer  l'injection  des  artères  dans  les 
veines,  ou  quand,  après  [avoir  injecté  successivement  ces  deux 
ordres  de  conduits,  on  vient  à continuer  trop  longtemps  la  pression 
et  surtout  à l'exagérer,  on  voit  apparaître  ce  qui  a été  décrit  sous  le 
nom  de  capiüiculet  par  Bourgery.  C’est  souvent  en  même  temps 
que  se  forment  ces  prétendus  capilliculcs  plus  petits  que  les  glo- 
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bules  du  sang,  que  s’injectent  aussi  les  lymphatiques,  et  le  fait 
SC  produit  surtout  quand  on  pousse  l'injeclion  par  les  veines,  ainsi 
que  l’a  remarqué  déjà  M.  Ludovir,  Ilirschfeld 

Longtemps  auparavant,  M.  Lambotte’  avait  signalé  dans  les  sé- 
reuses l'existence  de  vaisseaux  plus  petits  que  le  diamètre  des  glo- 
bules du  sang.  Il  avait  dit  aussi  que  les  lymphatiques  comme  les 
veines  se  continuent  avec  les  artères  par  l'intermédiaire  d’un  ré- 
seau commun  formé  de  ces  vaisseaux  plus  étroits  que  les  globules 
du  sang.  Peu  de  temps  après,  MH.  Doyère  et  de  Quatrcfages'sont 
arrivés  aux  mêmes  conclusions,  en  injectant  par  double  décomposi- 
tion les  artères  d'un  chien,  etc.,  et  ils  ont  obtenu  ainsi  des  vaisseaux 
dont  le  diamètre  est  quatre  ou  cinq  fois  plus  petit  que  celui  des 
globules  sanguins,  et  même  plus  (0'““,001  à 0““,004)*. 

66.  Il  ne  faut  pas  croire  à une  contradiction  entre  le  fait  de  l’in- 
jection des  lymphatiques  parles  artères,  constaté  par  MM,  Lambotte, 
Doyère  et  de  Quatrefages,  et  celui  de  l’injection  des  mêmes  vais- 
seaux par  les  veines,  que  beaucoup  d'anatomistes  ont  signalé.  On 
les  injecte  en  effet  par  l’un  ou  l’autre brdrc  de  conduits,  dès  qu’on 
arrive  par  rupture  des  capillaires  à remplir  ces  espaces  canalicu- 
laires  plus  petits  que  les  globules  du  sang  ; réplétion  qui  a lieu  plus 
facilement  quand  on  pousse  l’injection  par  les  veines  que  si  on  la 
chasse  dans  les  artères,  sans  doute  ù cause  de  la  plus  grande  fra- 
gilité des  parois  veineuses. 

Seulement  il  faut  être  prévenu  que  ces  capilliculcn  (en  prenant  le 
nom  introduit  par  Bourgery,  quoiqu’il  .soit  défectueux)  sont  dus 
à un  accident  d’injection  et  ne  sont  pas  naturels;  car  on  peut  rem- 
plir complètement  les  vaisseaux  des  villosités  intestinales  et  ceux 
du  péritoine,  des  muscles,  du  foie,  du  rein,  du  tissu  cellulaire  sans 
que  l'injection  pénètre  ni  dans  les  chylifères,  ni  dans  les  lympha- 
tiques proprement  dits.  Et  cependant  on  ne  saurait  douter  que 
l’injection  ne  fût  complète,  puisqu'on  voit  le  bleu  et  le  jaune,  en 
contact  dans  des  capillaires  variant  de  volume  entre  O""”, 009  et 
0"*",014;  et,  si  l’on  ne  s’est  servi  que  d’une  seule  matière  colo- 
rante, on  t;-üuve  qu’elle  a passé  des  artères  dans  les  veines. 

On  obtient  ce  dernier  effet  très-nettement,  même  avec  la  matière 
à double  décomposition,  pourvu  qu’on  ne  prolonge  pas  trop  long- 
temps l'opération  on  raison  de  causes  dont  il  sera  question  plus  loin. 

* Hinuchlcltl,  thèse.  Paris,  IR48. 

* fH'iiiibotte,  journal  Vh^tilni.  Paris,  I8KI,  n*  37i. 

* Joiiriuil  llnulitut.  Paris,  1841,  n*  75,  , 
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67.  Les  dimeiisiulis  prises  sur  les  vaisseaux  injectés  avec  les 
substances  à double  décomposition  ne  peuvent  pas  être  mises  en 
comparaison  avec  celles  des  capillaires  injectés  autrement  ou  vus 
sans  injection  au  microscope  ; car  elles  sont  toujours  plus  petites. 
Kn  effet,  sur  le  chien,  le  lapin  et  le  cochon  d’Inde,  MM.  Doyère  et 
■ de  Quatrefages  ont  constaté,  comme  nous  l'avons  vu,  à l'aide  d’in- 
jections par  double  décomposition,  des  canaux  beaucoup  plus  petits 
({ue  le  diamètre  des  globules  du  sang  dans  lesquels  ils  arrivaient 
avec  la  plus  grande  facilité  et  presque  à coup  sûr.  t Les  muscles  en 
< particulier  ont  présenté  des  canaux  de  cette  nature  en  nombre 
(I  aussi  considérable  que  celui  des  fibres  musculaires  clles-mèmea. 
« M.  Doyére  fut  le  premier  à tirer  de  ces  faits  la  conclusion  que  ces 
« canaux  n'étaient  autre  chose  que  les  espace.?  inlerfibriUaires,e'esl- 
t i-dirc  de  véritables  lacunes,  et  non  point  des  vaisseaux  capillaires 
0 proprement  dits'.  » 

Les  muscles  sont,  à la  vérité,  très-vasculaires  ; le  nombre  dé  leui's 
vaisseaux,  comme  un  peut  le  voir  sur  des  pièces  fraîches  ou  sèches 
coupées  en  travers,  est  à peu  prés  le  double  de  celui  des  faisceaux 
primitifs  striés.  Ces  capillaires,  ainsi  qu’on  peut  le  constater  sur 
les  muscles  non  injectés  ou  injectes  de  tous  les  vertébrés,  ont  un 
diamètre  de  O""*, 068  au  moins  à et  au  delà,  quand  appa- 

raît une  seconde  paroi.  Ces  dimensions  sont  de  cinq  à huit  fois 
plus  petites  que  les  vaisseaux  primitifs  striés,  mais  plus  grosses 
que  les  globules  sanguins,  dont  quelques-uns  se  voient  presque 
toujours  dans  leur  cavité.  Par  conséquent,  si  les  diamètres  donnés 
par  les  auteurs  précédents  ont  été  pris  sur  les  capillaires  si  nom- 
breux des  muscles,  res  vaisseaux  n'étaient  certainement  pas  rem- 
plis compléteinent,  ou  bien  étaient  desséchés  et  revenus  sur  nux- 
méincs. 

68.  Si  CCS  vaisseaux  étaient  réellement  des  espaces  interfibril- 
laires  et  non  des  capillaires  incomplètement  pleins,  il  faudrait  les 
ranger  avec  ces  produits  d’un  accident  d’injection  décrits  par 
Bourgery  ' sous  le  nom  de  capillicules,  comme  formant  un  ordre 
de  vaisseaux  bien  plus  petits  que  les  globules  sanguins  et  distincts 
des  capillaires. 

On  peut,  en  effet,  obtenir  des  inliltrations  de  ce  genre  distinctes 
des  capillaires  dans  tous  les  tissus,  et  par  tous  les  procédé  d’injec- 


* Dr  Bulletin  de  la  Soeiéli^  philfmtnfhiqnc,  1845,  p.  ‘^•5. 

* bourgery,  Com/ttes  rendus  de  l Aradémie  dc.s  S(  icn  es,  1848. 
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lion.  Cependant'  on  n'en  peut  faire  dans  le  cerveau,  le  placenta 
cl  autres  tissus  cités  tout  à l’Iieiire.  Ces  capillicules  sont  des  con- 
duits fins  ayant  de  0““,002  à 0'"”,00i  de  diamètre,  et  dans  certains 
points  beaucoup  plus,  de  manière  à être  vus  facilement  à l’œil  nu, 
tandis  que  les  globules  du  sang  des  mammifères  ont  de  0""”,006 
à Ü""’,008.  Leurs  bords  ne  sont  pas  aussi  nets  que  ceux  des  capil- 
laires proprement  dits,  qui  ont  toujours  au  moins  un  diamètre  de 
0“"',007  ; car  ce  sont  là  les  plus  petits,  et  ordinairement  ils  ont  da- 
vantage dans  les  séreuses,  la  peau,  les  muqueuses,  le  poumon,  etc. 
Ce  sont  ces  capillaires  les  plus  petits,  n'étant  pas  plus  larges  que 
les  hématies,  qui,  à cause  de  l’épaisseur  de  leurs  parois,  qu'il 
faut  déduire  de  ce  diamètre,  se  trouvent  avoir  un  calibre  moin- 
dre (voy.  fig.  8,  p.  50)  que  le  diamètre  des  globules  du  sang,  et 
alors  forcent  ceux-ci  à s’étirer  un  pou  pour  les  traverser,  quand  ils 
y pénètrent,  ainsi  qu’on  le  voit  quelquefois,  lorsqu'on  étudie  la 
circulation  sur  des  animaux  vivants. 

68.  L’aspect  des  bords  de  ces  traînées  extra-vasculaires  qu’on 
a nommées  capillicules  les  fait  facilement  reconnaître  pour  des 
conduits  sans  parois  propres.  Elles  forment  des  réseaux  à mailles 
régulières,  en  général  à angles  aigus,  variant  de  forme  suivant  les 
tissus,  toujours  très-élégants.  Mais  elles  peuvent,  quand  on  a déjà 
étudié  les  vaisseaux  des  mêmes  tissus,  sans  produire  ces  chpil- 
licules,  être  distinguées  des  capillaires  proprement  dits,  quoi- 
que, cependant,  ces  derniers  forment  des  réseaux  dont  les  mailles 
partagent  les  caractères  généraux  propres  à la  texture  des  fibres 
de  chaque  tissu,  scion  que  leurs  fibres  ont  telle  ou  telle  direc- 
tion. Ainsi,  pour  le  foie,  les  capillaires  encadrent  régulièrement  les 
cellules  hépatiques,  et  il  peut  être  difficile  de  distinguer  les  capillai- 
res vrais  des  capillicules  ou  conduits  produits  artificiellement.  Lors- 
qu’on injecte  les  canaux  biliaires  en  employant  une  forte  pression, 
ou  même  une  pression  faible  longtemps  continuée,  l’injection  passe 
dans  le  réseau  sanguin  ; si  ce  réseau  sanguin  a été  préalablement 
rempli,  la  matière  s’échappant  des  conduits  biliaires  se  fait  une 
voie  autour  des  cellules  hépatiques  et  donne  l’apparence  d’un  ré- 
seau*. L’examen  au  microscope  éclaircit  les  doutes  sur  la  nature 
des  uns  et  des  autres.  Les  contours  arrondis,  les  caractères 
des  ramifications,  des  capillaires  cl  de  leurs  llexuosilés  surtout, 

• Voy.  Ch.  Rohiii,  art.  llisTou>eir,  du  Ifûiiounairr  d'histoire  uatureile  do  d’ih  - 
bi^niy»  2*  édition,  IHtM),  t.  VU,  p.  *213-274,  et  .(iraf;ü  à part  sous  le  tiln:  : AutilO' 
mie  microscopique  des  tissus,  l'ari  , iROti.  in-8%  p.  38-3U. 

C.  Robiii.  — Microj»co|Kî.  4 
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dans  chaque  tissu,  .•oniparés  aux  contours  moins  réguliers,  parfois 

Fi«.  « •• 


aux  traces  d epaiicheineiit  et  aux  différences  de  volume  déjà  si- 

‘ Capillaires  à une  seule  tunique,  avec  les  noyaux  de  ceHc*ci  à l'élal  nurmal.  sans 
injection  au  nitrate  d‘an;ciil.  Grossis  400  fois.  , . 

De  d i >1.  Vaisseaux  capillaires  dos  plus  petits,  istdés  de  la  substance  cérebi’ale  griae 
d’un  homme  do  Irento-cinq  ans. 

Oc  fl  à X,  Vaisseaux  rapillaires  isolés  do  la  rétine  d'un  eiUoid  d un  an. 
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gnalées,  feronl  distinguer  les  premiers  des  traiiiêes  précédentes  qui 
peuvent  simuler  un  état  normal. 

Enfin,  il  faut  rappeler  que  l’étude  des  vaisseaux,  indépendam- 
ment des  autres  éléments  de  chaque  tissu  et  de  leur  arrangement 
réciproque,  ne  mène  à rien,  et  expose  à de  nombreuses  erreurs 
dont  il  serait  facile  de  signaler  beaucoup  d’exemples.  Dans  l’étude 
de  la  texture  d’un  parenchyme  ou  d’un  tissu  proprement  dit,  celle 
de  la  vascularité  est  la  dernière  à faire  et  forme  le  complément 
des  autres,  sans  lesquelles  elle  devient  presque  inutile. 

Le  placenta  ne  fait  pas  même  exception  ; on  sait  que,  dés  avant 
la  formation  de  cet  organe,  les  villosités  du  chorion  sont  creuses  et 
ramifiées*.  Plus  tard,  lorsque  l’allantoïde  s’applique  à sa  face  in- 
terne, ses  vaisseaux  pénètrent  dans  les  villosités,  qui  sont  alors 
parcourues  par  un  réseau  capillaire  avec  un  tronc  artériel  et  un 
tronc  veineux.  Chez  les  animaux  à placenta,  ces  vaisseaux  intra. 
villeux  s’atrophient  bientôt,  à l’exception  de  l’endroit  où  se  forme 
le  gâteau  placentaire;  là,  au  contraire,  leurs  ramifications  se 
iiuiltiplient.  De  l’intrication  des  villosités  résulte  le  parenchyme 
de  cet  organe;  or,  quand  on  en  porte  un  fragment  sous  le  micro, 
scope  sans  injection  préalable , on  peut  parfaitement  recon- 
naître les  vaisseaux  dont  les  villosités  sont  parcourues,  surtout 
quand  elles  sont  pleines  de  sang  coagulé.  On  peut  rcconnailre  en 
même  temps  leur  intrication,  leur  terminaison,  en  petits  prolon- 
gements arrondis  en  doigt  de  gant,  qui  se  détachent  çù  et  lé  des 
branches  principales  ou  forment  leurs  extrémités.  (Voir  l’explica- 
tion des  fig.  9 et  10,  p.  52.)  L’injection  du  placenta  est  du  reste 
facile,  et  la  densité  de  la  membrane  spéciale,  qui,  à proprement 
parler,  n’est  pas  vasculaire  par  elle-même,  fait  que  les  transsuda- 
tions arrivent  rarement. 

69.  Les  prétendus  capillicules  ou  lacunes  ne  sont,  en  résumé, 
rien  autre  chose  que  les  interstices  des  fibres  de  chaque  tissu  qui 
ont  été  remplis  par  la  matière  à injection  épanchée  lentement. 
Ces  espaces  n’existent  pas  primitivement  ; mais,  quand  les  capil- 
laires (et  non  un  gros  vaisseau)  viennent  à se  rompre,  comme  il 
faut  bien  que  la  matière  qui  s’échappe  petit  à petit  du  mince  con- 
duit rompu  se  place  quelque  part,  elle  écarte  lentement  les  fibres 
les  unes  des  autres  en  glissant  dans  le  sens  de  leur  longueur  et  en 

se  creusant  un  canal  entre  elles  par  suite  de  leur  écartement  forcé. 
* 

* Kjo^\e^¥.mbr\\oqémr  Paris,  1K57. 
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quoique,  dans  quelques  cas,  ou  voie  le  mercure  partir  de  ces 
traînées  pour  remplir,  soit  dés  réseaux,  soit  des  troncs  lympha- 
tiques. 

70.  Pour  ceux  qui  ont  vu,  dans  tous  les  tissus,  quels  qu’ils 
soient,  de  tous  les  vertébrés,  et  même  des  Mollusques,  que  les  ca- 
pillaires sont  constitués  de  la  même  manière,  c’est-à-dire  par  une 
couche  épithéliale  formant  une  membrane  homogène,  insoluble 
dans  l’acide  acétique,  ayant  i ou  2 millièmes  de  millimètte  d’é- 
paisseur pour  les  capillaires  les  plus  lins,  qui  n’ont  jamais  au- 
dessous  de  O™®, 007  de  diamètre  total  chez  l’homme,  ce  qui  est  le 
diamètre  des  globules  du  sang,  il  serait  inutile  d’insister  sur  l’im- 
possibilité où  se  trouve  quelque  poussière  que  ce  soit  de  sortir  des 
vaisseaux.  Je  ne  l’aurais  pas  fait  s’il  n’était  nécessaire  de  prévenir 
de  cet  accident  ceux  qui  se  proposent  de  faire  des  injections,  et  sj 
l’on  ne  voyait  encore  ces  erreurs  être  admises  et  se  propager  sans 
examen.  Henle*  a remarqué  déjà  que  nulle  part  on  ne  voit  d’ori- 
fices aux  parois  des  capillaires.  Nous  savons  aussi  que  le  passage 
de  matières  solides  ne  peut  s’effectuer  à travers  les  parois  vascu- 
laires qu’à  la  suite  d’une  lésion  de  ces  parois  (voy.  fig.  8,  p.  50). 

L’injection  des  interstices  fibrillaires  se  produit,  quand  on  pousse 
l’injection  outre  mesure,  et  principalement  quand  les  tissus  sont 
trop  altérés  ; il  est  alors  presque  impossible  de  l’éviter.  En  se  pla- 
çant dans  de  meilleures  conditions,  cet  accident  ne  se  montre  pas  ; 
on  peut  faire  les  injections  les  plus  riches,  dans  le.squelles  ou  voit 
les  matières  en  contact  au  milieu  de  tous  les  réseaux  capillaires 
sans  que  les  interstices  soient  remplis,  non  plus  que  les  lymphati- 
ques. Les  faits  précédents  sont  d’obsenation  journalière. 

Il  faut  ajouter  encore  que  l’opérateur  peut  voir  quelquefois  ce 
mode  particulier  d’épanchement  se  produire  brusquement  sous  ses 
yeux,  dans  un  point  du  tissu  qu’on  injecte,  et  se  propager  peu  à 
peu  par  places  plus  ou  moins  étendues,  suivant  l’état  de  la  pièce  et 
la  force  de  la  pression.  Il  est  encore  d’autres  faits  qui  rappellent  la 
formation  accidentelle  de  ces  capillicules.  En  piquant  la  cornée  avec 
un  tube  à injecter  les  lymphatiques  et  on  poussant  une  injection  trés- 
pénétrante  sous  une  forte  pression,  on  développe  un  réseau  coloré. 
Li  pièce  portée  sous  le  microscope  montre  des  corps  étoilés  anaslo- 

cèdent,  viir*^  ù un  {'lossissement  de  6*  diamètres.  — k.  Le  chonon.  — f.  g.  Villosi- 
té* qui  le  couvrenU  en  voie  de  développement  et  de  suhdinsion.  La  flirure  est  parsemée 
de  rorps  représentant  les  noyaux  des  cellules  formant  leur  paroi  et  celle  du  chorion 
j»ar  la  jutia(M>sitton  et  l’adhésion  récipn>qne  et  intime  de  relles->ci. 

* Henle,  Traité  d'anatomir  générale.  I‘aris,  t.  II. 
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mosés  qu'au  premier  aspect  on  croit  avoir  injectés  ; mais  on  s'a> 
perçoit  bientôt  que  l’injection  a pénétré  entre  les  corps  étoilés  et 
la  substance  propre  hyaline  cornéenne;  elle  les  a disséqués  et  en 
reproduit  la  figure,  bien  que  ce  soit  la  couche  de  matière  étrangère 
qui  les  recouvre  comme  un  vernis  qu’on  voit  et  non  leur  propre 
substance.  (Ch.  Legros.) 

En  tenant  compte  de  tous  ces  faits  et  lorsqu’on  les  a vus  se  pro- 
duire ou  manquer  un  grand  nombre  de  fois,  constamment  dans  telles 
ou  I elles  circonstances,  on  ne  peut  s’empêcher  de  reconnaître  que 
les  capillaires  déjà  altérés  se  rompent  plus  facilement  que  ceux  qui 
sont  encore  frais  et  laissent  infiltrer  la  matière  à injection.  C’est 
alors  aussi  que  les  lymphatiques  s’ouvrent  par  nipture  et  s’injectent 
facilement  par  les  vaisseaux  sanguins  ayant  éclaté,  comme  lorsr 
qu'on  remplit  les  premiers  en  les  piquant  dans  le  tissu  lamineux 
avec  le  luhe  à mercure. 

71.  La  méthode  à injection  par  double  décomposition,  qui  con- 
siste à injecter  d’abord  de  l’acétate  de  plomb,  puis  du  chromate  de 
potasse,  ce  qui  donne. un  précipité  jaune  de  chromate  de  plomb, 
est  susceptible  aussi  de  donner  lieu  à quelques  erreurs.  Sachant  que 
l’eau,  la  gélatine,  le  suif  même,  poussés  dans  les  vaisseaux,  tran.s- 
sudent  au  travers  des  parois  sans  les  rompre,  comme  certaines 
parties  liquides  du  sang  lui-même  transsudent  continuellement 
au  travers  des  mêmes  parois  pendant  la  vie  ; sachant  que  ces 
substances  infiltrent  les  tissus,  en  écartent  les-  fibres,  comme  sur 
un  sujet  légèrement  œdématié  il  ne  faut  pas  être  étonné  de  voir  les 
solutions  plombiques  et  chromiques  transsuder  de  la  même  ma- 
nière, et  se  précipiter  aussi  bien  au  dehors  que  dans  les  capillaires- 

Il  est  facile  de  s’assurer,  en  effet,  qu’avec  l’une  et  l’autre  de  ces 
solutions  on  produit  un  œdème  artificiel  aussi  facilement  qu’en 
injectant  avec  de  l’eau  ; ce  liquide  surabondant  se  trouvant  néces- 
sairement entre  les  fibres  qu’il  maintient  écartées,  le  précipité  qui 
lésultc  de  l’addition  d’une  autre  dissolution  amenant  une  double 
«lécomposition  ne  peut  pas  occuper  une  autre  place,  les  fibres  des 
tissus  n’étant  pas  creuses.  C'est  aussi  Ce  que  montre  le  microscope, 
car  on  obtient  ainsi  les  mêmes  formes  de  réseaux  que  par  la  rup- 
ture des  capillaires  dont  il  a été  question  à propos  de  l’injection 
des  matières  colorantes  ; et  il  est  impossible  qu’il  en  soit  autre- 
ment, puisqu’elles  dépendent  de  la  texture  du  tissu.  Il  se  forme 
aussi  un  précipité  tout  le  long  des  capillaires,  et  les  traînées  inter- 
fibiillaires  de  chrninale  de  plomb  qui  sont  en  communication  avec 
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lui  font  croire,  souvent  à s’y  méprendre , qu’elles  communiquent 
avec  les  capillaires  eux-raèmes.  Les  tissus  très-serrés  et  vascu- 
laires, comme  le  périoste,  ou  trés-serrés  et  peu  vasculaires,  comme 
les  tendons,  les  ligaments,  les  aponévroses,  ne  présentent,  du  reste, 
presque  jamais  cet  accident;  ce  sont  seulement  les  tissus  à texture 
dite  lâche. 

72.  Cet  inconvénient,  qui  est  des  plus  graves,  quoique  pouvant 
être  évité,  doit  faire  rejeter  cette  méthode  d’injection  ; elle  ne  peut 
être  employée  que  pour  faire  une  étude  préliminaire  des  vaisseaux, 
et  il  ne  faut  pas  pousser  longtemps  ni  fort  afin  d’éviter  la  transsu- 
dation. Elle  a fait  croire,  dans  beaucoup  de  cas,  à la  présence  de 
lacune»  extra-vasculaires  lâ  où  il  n’y  en  a pas,  d’autant  plus  faci- 
lement, que  le  précipité  hors  des  vaisseaux  â lieu  sans  rupture  de 
ceux-ci  et  en  conservant  toutes  les  apparences  de  l’état  normal  à la 
préparation,  vu  la  régularité  de  l’arrangement  des  fibres  des  tissus. 
En  outre,  le  précipité  floconneux  de  jaune  de  chrome  obtenu  ainsi 
diminue  beaucoup  de  volume  quand  la  pièce  se  dessèche,  ou  seule- 
ment quand  elle  perd  son  eau  dans  l'alcool  ou  autre  liquide  conserva- 
teur. Les  parois  des  capillaires  reviennent  en  même  temps  sur  elles- 
mêmes,  s’appliquent  plus  ou  moins  exactement  sur  ce  précipité  ; en 
sorte  que  les  dimensions  des  vaisseaux  prises  sur  ces  pièces  sont 
nécessairement  inférieures  au  diamètre  réel  des  capillaires,  tel  qu’on 
l’obtient  sur  les  préparations  injectées  autrement  et  sur  les  capil- 
laires qu’on  a isolés  sans  injection  emportés  sous  le  microscope. 


CHAPITRE  VI 
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73.  Le  vaisseau  qu'on  veut  injecter  étant  mis  à nu,  il  faut  y 
introduire  la  canule j on  évitera  les  incisions  transversales;  il  est 
préférable  de  couper  les  parois  dans  le  sens  de  la  longueur  ; on  in- 
troduira les  canules  ordinaires  remplies  d’un  mandrin  à extrémité 
conique  ou  mieux  les  canules  en  biseau  (voy.  fig.  6,  p.  19). 

Comme  il  est  très-important  de  ne  pas  pousser  d’air  dans  les  vais- 
seaux, parce  que  ses  bulles,  ne  pouvant  traverser  les  capillaires,  en 
déterminent  la  rupture,  il  faut,  quand  on  ne  met  pas  de  mandrin 
dans  la  canule,  la  remplir  préalablement  d’eau  ou  d’essence  de 
térébenthine  ou  de  la  couleur  qu’on  veut  injecter  suivant  les  cas.  Ce 
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liquide  reste  sans  s’écouler,  quand  on  met  un  bouchon  à l'extrémité 
de  la  canule  qui  doit  s’adapter  é la  seringue  (PI.  1,  lig.  4).  Lors- 
qu’on ne  prend  pas  cette  précaution  d’avance,  il  faut,  avant  d’y  fixer 
le  porte-canule  faire  couler  du  liqui4e  goutte  à goutte  dans  la  canule 
liée  déjà  au  vaisseau,  jusqu’à  ce  qu’elle  soit  pleine. 

On  passera  deux  fils  au-dessous  de  la  canule,  afin  de  lier  au  delà, 
dès  que  l’injection  est  finie,  et  empêcher  le  retour;  ou,  si  le  premier 
fil  casse,  le  second  le  remplace,  en  ayant  soin  de  pousser  la  canule 
un  peu  plus  loin  ; nous  avons  dit  qu’on  peut  se  dispenser  de  lier  le 
vaisseau  après  l’injection  en  obturant  la  canule  avec  un  fçsset  de 
bois  ou  un  bouchon  en  caoutchouc.  La  ligature  sur  la  canule  doit 
être  faite  avec  précaution  de  manière  à ne  pas  trop  couper  les  parois 
du  vaisseau,  celles  des  artères  surtout.  Le  fil  qui  a servi  à lier  la 
canule  devra  être  ramené  en  arrière  et  lié  sur  l’oreille  de  celle-ci 
(pl.  I,  fig.  4)  pour  empêcher  qu’elle  ne  sorte  du  vaisseau. 

74.  Dés  que  la  canule  pleine  de  liquide  est  bien  placée,  on  y 
adapte  l’extrémité  de  l’appareil  à injection  que  l’on  a choisi.  Si  c’est 
la  seringue,  on  poussera  avec  une  extrême  lenteur,  en  maintenant 
avec  la  main  gauche  la  canule,  pendant  que  la  droite  enfonce  le 
piston  et  surtout  on  évitera  les  secousses  ; c’est  une  opération  très- 
fatigante  et  qui  exige  de  fréquents  repos. 

Avec  l’appareil  à pression  continue,  l’injection  peut  se  prolonger 
pendant  plusieurs  heures  ; il  suffit  de  jeter  de  temps  en  temps  un 
coup  d’œil  pour  surveiller  les  progrès,  la  marche  de  l’opération  et 
la  température  des  bains  qui  échauffent  l’organe  et  la  matière  qui 
doit  remplir  les  vaisseaux,  quand  on  emploie  la  gélatine. 

Si  l’on  injecte  par  une  artère,  il  est  bon  de  ne  point  porter  de 
ligature  sur  les  veines,  au  début  du  moins,  afin  de  permettre  l’écoii- 
lenient  des  liquides  restés  dans  les  CAipillaires  ; .le  plus  souvent,  on 
est  obligé  de  lier  des  anastomoses  ou  des  vaisseaux  collatéraux  qui 
laisseraient  fuir  la  matière  injectée;  on  placera  des  ligatures  autant 
qu’on  pourra  avant  de  commencer  l’opération,  et  pendant  l’opéra- 
tion, on  se  servira  do  bonnes  pinces  à pression  continue  (fig. 7)  pour 
saisir  les  orifices  vasculaires. 

Quelquefois  on  doit  faire  une  ligature  en  masse  en  arrière  de  la 
canule,  quand  on  injecte  un  membre  séparé  du  corps,  par  exem- 
ple; pour  cela  j'emploie  une  longue  lanière  ou  un  tube  de  caout- 
chouc que  j’enroule  plusieurs  fois  dans  le  point  voulu;  on  obtient 
ainsi  une  constriction  très-énergique  sans  risquer  de  couper  les  lis- 
us,  comme  cela  arrive  avec  les  cordes  ordinaires.  (Ch.  Ixîgros.) 
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75.  Une  des  principales  conditions  pour  qu’une  injection  des 
capillaires  réussisse  bien,  c’est  de  pousser  avec  lenteur  et  d’une 
manière  égale,  afin  de  distendre  les  vaisseaux  sans  les  rompre. 

Si,  malgré  tout,  la  rupture  arrive,  on  s’en  aperçoit  facilement  à 
la  diminution  brusque  de  l’obstacle;  la  marche  du  piston  de  la 
seringue  devient  rapide,  de  lente  et  graduelle  qu’elle  était  ; on  s’en 
aperçoit  plus  difTicilement  avec  les  appareils  à pression  continue; 
pourtant  la  rupture  est  indiquée  par  l’écoulement  brusque  qui  se 
produit  et  par  la  turgescence  subite  des  parties  injectées. 

Lorsqu’on  voit  l’endroit  où  se  fait  la  rupture,  si  elle  n’a  pas  lieu 
sur  le  tronc  principal,  on  oblitère  la  branche  rompue  avec  une  pince 
à pression  continue  (voy.  fîg.  7,  p.  21).  Si  la  fuite  a lieu  par  do 
minces  capillaires  qu’on  ne  peut  ni  cautériser  ni  pincer,  on  peut 
continuer  l’injection,  qui  ne  réussit  pas  moins  pour  cela  ; seule- 
ment il  faut  perdre  une  partie  de  la  matière  et  pousser  pendant 
plus  longtemps,  parce  que,  dés  que  survient  une  fuite,  une  partie 
de  la  force  est  employée  à chasser  l’injection  par  cette  issue,  et  dr 
minue  d’autant  la  pression  exercée  auparavant  sur  les  capillaires. 
Aussi  la  marche  de  l’injection  dans  ces  vaisseaux  se  ralentit  im- 
médiatement. 

lx>rs(|ue  les  épanchements  ne  se  fout  pas  par  des  capillaires  pro- 
prement dits,  cas  où  ils  laissent  la  matière  à injection  s’infiltrer 
dans  les  tissus,  on  les  distingue  de  suite  par  les  petites  bos- 
selures qu’ils  forment  et  la  manière  dont  ils  soulèvent  les  membra- 
nes. Ces  petites  bosselures,  mamelonnées,  d’un  aspect  particulier, 
se  forment  souvent  sur  une  surface  assez  étendue  au-dessous  des 
séreuses,  flbreuses,  etc.,  qui  les  laissent  voir  par  transparence,  ou 
dans  les  interstices  des  muscles,  le  long  des  nerfs,  etc.  Si  la  pres- 
sion vient  à être  exagérée,  ou  si  l'injection  arrive  dans  un  endroit 
où  les  faisceaux  de  fibres  du  tissu  lamineux  offrent  moins  de  ré- 
sistance, au  lieu  de  petits  locules  séparés  incomplètement  par  ces 
derniers,  il  se  forme  un  épanchement  plus  ou  moins  volumineux  nu 
arrondi.  Dans  quelque  cas  que  ce  soit,  il  est  toujours  assez  facile  de 
reconnaître  que  c’est  un  accident  de  l’injection,  et  non  quelque 
chose  de  régulier,  pour  ne  pas  être  obligé  d’insister  davantage 
sur  ce  point.  Même  dans  les  cas  où  il  s’agit  d’un  tissu  érectile,  les 
aréoles  circonscrites  par  les  trabécules  de  ce  tissu  se  distinguent 
toujours  des  épanchements  par  plus  de  régularité  dans  leur  en- 
semble, et  par  un  aspect  tout  spécial  qui  ne  peut  guère  être  décrit. 

76.  Il  est  facile,  en  faisant  une  injection,  de  la  réussir,  quand  on 
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ne  s’inquiète  que  d’un  seul  ordre  de  vaisseaux,  parce  qu'alurs  il 
suffit  de  pousser  longtemps;  le  liquide  qui  pénètre  par  les  artères 
revient  alors  par  les  veines.  Du  reste,  on  ne  fait  pas  souvent  les  injec- 
tions pour  remplir  le  plus  de  vaisseaux  possible  d'un  seul  ordre,  mais 
bien  pour  étudier  comparativement  la  distribution  de  chaciui  d’eux  ; 
il  n’y  a pas  un  grand  avantage  à rougir  toutes  les  surfaces  d’un 
animal  avec  du  vermillon  ou  du  carmin  poussés  dans  les  artères, 
ou  à le  bleuir  en  poussant  de  l’indigo  ou  du  bleu  de  Pnisse  dans 
les  veines,  puisqu’on  ne  peut  étudier  la  disposition  réciproque  des 
vaisseaux.  On  fait  de  la  sorte  de  belles  injections,  mais  elles  ne  sont 
pas  bonnes  dans  tous  les  organes  pour  le  but  qu’on  doit  se  propo- 
ser en  les  faisant.  11  est  vrai  qu’on  parvient  avec  un  peu  d’habitude 
A distinguer  avec  le  microscope  les  artères  des  veines,  même  rem- 
plies d’une  seule  couleur;  cependant,  il  est  bien  des  circonstances 
qui  demandent  beaucoup  d’attention  pour  qu’on  arrive  à ne  pas  se 
tromper. 

Il  faut,  il  est  vrai,  quelquefois  étudier  les  artères  injectées  seules 
et  les  veines  aussi,  mais  à la  condition  précisément  que  la  matière 
n’aura  pas  passé  des  unes  dans  les  autres.  Parfois,  en  effet,  les  injec- 
tions dans  lesquelles  on  a tout  rempli  par  les  mêmes  vaisseaux  n’ont 
rien  de  caractéristique,  nid’instruclif,  parce  qu’on  ne  voit  que  des 
surfaces  chargées  de  réseaux,  sans  distinguer  ce  qui  est  artère  de  ce 
qui  est  veine. 

77.  La  principale  difficulté  des  injections  est  de  remplir  égale- 
ment les  deux  ordres  de  vaisseaux  dans  les  limites  de  leur  capacité, 
jusqu’à  ce  que  les  deux  matières  se  touchent  dans  les  réseaux  ca- 
pillaires. Cette  difficulté  est  d’autant  plus  grande,  que  l'habitude 
seule  conduit  à savoir  quand  il  faut  s’arrêter  de  pousser  dans  un 
vaisseau  pour  injecter  l’autre,  sans  qu’on  puisse  rien  dire  qui  serve 
de  guide.  Aussi  faut-il  toujours  s’attendre  à manquer  deux  ou  trois 
injections  avant  d’en  réussirune,  plus  ou  moins,  suivant  les  organes 
et  l’habitude  qu’on  a déjà.  Souvent  aussi,  à cèté  départies  bien 
réussies,  on  en  trouve  qui  ne  le  sont  pas,  soit  à cause  de  rupture, 
soit  à cause  de  la  transsudation  à travers  les  parois  capillaires,  soit  par 
les  causes  déjà  indiquées  plus  haut,  ou  d’autres  dont  on  ne  serend 
pas  compte.  , 

Très-souvent,  l’aspect  extérieur  des  surfaces  ou  leur  examen  à la 
loupe  font  croire  que  l’injection  est  bien  réussie  ; mais  le  micro- 
scope montre  qu’il  n’y  a que  les  principaux  capillaires  de  pleins  et 
que  les  réseaux  ne  le  sont  pas  ou  le  sont  très-imparfaitement.  Mais 
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i%s  injections  mal  réussies  peuvent  toujours  être  utili.sées  en  ce' 
quelles  permettent  d'étudier  la  disposition  des  principaux  troncs 
capillaires  (artérioles  et  veinules),  comparativement  aux  réseaux 
qui,  lorsqu’ils  sont  pleins,  masquent  souvent  les  précédents. 

Les  bonnes  injections  sonj  la  partie  la  plus  difficile  de  l’art  ana- 
tomique, surtout  au  point  de  vue  de  l’anatomie  générale;  mais  il 
ne  faut  pas  aller  jusqu'é  se  figurer,  comme  le  font  quelques  per- 
sonnes, même  parmi  celles  qui  font  de  belles  injections,  que  cha- 
cun ne  peut  en  faire  autant.  l£  principal  en  cela,  comme  pour  l'em- 
ploi du  microscope  et  beaucoup  d’autres  manœuvres  anatomiques, 
est  de  mettre  le  temps  nécessaire  à l’accomplissement  régulier  de 
toutes  les  conditions  qu’exige  la  réussite  du  travail. 

78.  Pour  l’étude  de  certains  organes,  on  doit  injecter  des  canaux 
de  différents  ordres  ; l’injection  de  matières  diverses  peut  alors  être 
faite  simultanément  ou  successivement  ; ce  qu’il  est  surtout  impor- 
tant de  connaître,  c’est  la  façon  dont  on  remplira  isolément  les 
artères  et  les  veines  de  deux  matières  différentes. 

Nous  avons  dit  que  pour  les  injections  opaques  on  a soin  d’éviter 
d’employer  la  couleur  bleue  pour  les  veines  ; mais, avec  les  mélan- 
ges transparents,  il  est  d’usage  d’injecter  les  artères  en  rouge  et 
les  veines  en  bleu,  et  ret  usage  ne  présente  point  d’inconvénients. 

Dans  plusieurs  organes,  rien  ne  s’oppose  à ce  que  l'on  pousse  un 
liquide  bleu  par  les  veines  après  avoir  rempli  les  artères  d’une 
substance  rouge,  à la  condition,  toutefois,  qu’il  reste  peu  de  sang 
dans  les  canaux  vasculaires  ; mais  ce  procédé  n’est  pas  applicable 
à tous  les  cas;  certaines  veines  présentent,  comme  on  le  sait, 
des  valvules  qui  sout  un  obstacle  invincible.  Voici  comment  on 
procédera  le  plus  généralement  : la  canule  étant  placée  sur  l’artére 
principale  du  membre  ou  de  l’organe  à injecter,  on  poussera,  par 
cette  canule,  une  matière  bleue  transparente  jusqu’à  l’appariliou 
d’une  teinte  bleue  à la  surface  de  la  pièce  ; puis,  immédiatement, 
avec  un  autre  instrument  préparé  d’avance,  on  injectera  par  la 
même  canule  une  matière  rouge  qui  chassera  la  substance  bleue  des 
artères  dans  les  veines  et  prendra  la  place  de  cette  dernière.  On 
arrête  dés  que  la  teinte  bleue  superficielle  est  remplacée  par  une 
teinte  rouge  ou  violacée.  Avant  de  terminer  complètement  l’opéra- 
tion, on  ferme  les  veines  principales  avec  des  pinces  à pression 
continue.  On  remplit  ainsi  les  artères  et  les  veines  de  deux  cou- 
leurs différentes  qui  ne  peuvent  manquer  d’être  en  contact;  mais  il 
faut  beaucoup  de  précaution  pour  que  la  limite  des  deux  teintes 
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*se  trouve  exactement  dans  les  capillaires.  Dans  ce  dernier  procMé, 
qui  est  préférable  à l'autre,  il  n’est  pas  besoin  de  lorcer  la  pression; 
on  évite  les  extravasations  et  il  est  inutile  de  se  préoccuper  de  la 
présence  du  sang  dans  les  vaisseaux.  • • 


CHAIMTRE  VII 


IndicaUoBB  spéciAU*  pour  les  lojections  de  dWars  caAenx  excrélenrs, 
de  divers  or^r«nee,  et  de  quelqoes  enimanx  en  particulier. 


79.  Les  injections  partielles  doivent  être  préférées  aux  injections^ 
générales,  qui  sont  toujours  très-inégales  ; en  effet,  quand  on  in- 
jecte tout  un  animal,  lairlains  organes  se  remplissent  plus  facile- 
ment que  d'autres;  quelques-uns  se  rompent  sous  rinfluence  de 
pressions  faibles,  tandis  que  d’autres  peuvent  en  suppoHer  de  très- 
fort  es. 

De  plus,  l’injection  générale  pour  riioinme  et  les  grands  animaux 
serait  trés  coùleuse  en  raison  de  la  grande  quantité  de  matières 
qu’elle  nécessiterait. 


Injections  partielles  des  vaisseaux  sanguins. 

80.  Toutes  les  glandes  et  tout  le  tube  digestif  |s’injectent  mieux 
seuls,  isolés  des  autres  parties  du  corps.  Cela  est  surtout  vrai  lors- 
qu'on vent  remplir  les  deux  ordres  de  vaisseaux,  parce  qu'on  voit 
mieux  où  en  çst  la  première  injection  et  le  moment  on  il  faut 
.s’arrêter  pour  pousser  la  seconde.  Cependant,  pour  les  peliUs 
animaux,  c’est  le  procédé  généralement  employé. 

Dans  les  injections  générales,  on  placera  la  canule  dans  une  ar- 
tère carotide  du  côté  du  cœur  ; on  liera  l'artère  au-dessus  et  on  ou- 
vrira la  veine  jugulaire. 

Pour  les  vaisseaux  delà  peau,  des  muscles,  du  tissu  adipeux,  etc., 
on  injectera  un  membre.  On  détacbera  un  bras,  par  exemple,  avec 
l'omoplate , puis,  découvrant  l'artère  lininéralc  vers  sa  portion 
moyenne,  on  y fixera  la  canule  et  on  ouvrira  ù ce  niveau  une  des 
veines  superficielles  pour  faciliter  la  sortie  des  liquides  restés  dans 
les  vaisseaux  ; une  Ngature  élastique  disposée,  comme  nous  l’avons 
dit,  sera  placée  k la  racine  du  bras. 

tjiielques  organes  situés  dans  la  tète  peuvent  être  injectés  isolé- 
ment, les  yeux,  la  langue,  etc.  Mais  la  difficulté  de  placer  les  canu- 
les et  les  nombreuses  anastomoses  font  préférer  l’injection  de  tonie 
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la  lôte.  On  scclionne  le  cou  près  des  épaules,  la  canule  est  mise 
dans  une  artère  carotide,  la  veine  jugulaire  correspondante  est 
maintenue  béante,  l’autre  artère  carotide  et  les  deux  vertébrales 
sont  liées,  on  serre,  en  outre,  fortement  le  cou  au-dessous  de  la  ca- 
nule avec  des  liens  élastiques. 

L’injection  isolée  des  artères  des  organes  génitaux  externes  est 
assez  facile,  mais  il  faut  être  prévenu  qu’une  pression  très-forte  et 
très-prolongée  est  nécessaire  pour  pénétrer  jusqu’aux  aréoles  des 
corps  caverneux. 

Les  organes  du  petit  bassin  seront  injectés  en  masse  par  l'iliaque 
interne,  en  prenant  soin  de  lier  les  vaisseaux  sec.tionnés  ou  les 
anastomoses  importantes. 

I.es  veines  des  membres,  de^  la  tète  et  du  bassin  seront  injectées 
par  les  artères,  comme  nous  l’avons  dit  au  paragraphe  78,  page  59; 
on  fera  pénétrer  d’abord  l’injection  bleue,  puis  la  rouge  qui  chas- 
sera la  première  dans  les  veines. 

Pour  la  plupart  des  organes  splanchniques,  l’injection  des  artères 
et  des  veines  peut  se  faire  isolément  par  les  troncs  artériels  et  vei- 
neux. (Poui’  les  injections  veineuses,  voy.  p.  66). 

Veut-on  remplir  les  vaisseaux  d’une  anse  intestinale  séparée 
du  reste  du  conduit  digestif,  on  place  la  canule  dans  le  tronc  arté- 
riel principal,  puis,  après  avoir  reployé  les  deux  extrémités  de 
l'anse  et  le  mésentère  attenant  jusqu’à  la  canule,  on  fait  une  liga- 
ture en  masse  autour  de  cette  canule  ; on  ouvre  une  veine,  et  l'opé- 
ration peut  commencer. 

Si  l’injection  revient  par  la  veine  avant  d’avoir  rempli  tous  les 
capillaires,  comme  cela  a lieu  pour  le  rein  et  d’autres  organes,  on 
place  une  pince  à pression  continue  sur  l’oriflce  veineux  avant  de 
terminer  complètement.  C’est  surtout  l’injection  de  l’estomac,  du 
duodénum  et  du  pancréas  qui  exige  le  plus  grand  nombre  de  liga- 
tures et  de  cautérisations. 

81.  On  sait  que,  lorsque  l’estomac  contient  des  aliments,  le 
suc  gastrique  sécrété  pour  les  digérer  attaque,  après  la  mort,  la 
muqueuse  aussi  bien  que  son  contenu.  Cette  action  est  géné- 
rale ; mais,  chez  les  poissons,  elle  est  tellement  énergiijue  (chez  les 
sélaciens  en  particulier),  que  les  parois  de  l’estomac,  dans  toute 
leur  épaisseur  et  une  partie  de  celle  des  parois  abdominales,  sont 
altérées  en  quarante-huit  heures,  au  point  de  faire  manquer  toute 
injection.  Le  même  fait  a lieu,  mais  moins  énergiquement,  dans  le 
cæcum  ou  dans  la  partie  correspondante  de  l’intestin  chez  les  ani- 
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maux  qui  n'en  ont  pas  : telle  est  l’extrémité  inférieure  de  riiileslin 
i valvule  spirale  des  plagiostomes. 

Comme  immédiatement  au-dessous  de  l’épithéliuin,  les  muqueu- 
ses sont  couvertes  d'un  réseau  de  capillaires  à mailles  très-serrées, 
il  est  le  premier  attaqué,  et  l’on  a une  fuite  à toute  la  surface  in- 
terne du  viscère. 

Cet 'inconvénient  se  produit  dans  l’iiilcstin  grêle  et  dans  le  gros 
intestin,  lorsqu’ils  renferment  des  maliéres  alimentaires,  mais 
d’une  manière  moins  prononcée  dans  le  dernier  que  dans  l’autre, 
de  sorte  qu’on  a plus  de  chance  d’y  voir  réussir  l’injection.  Du 
reste,  pour  bien  injecter  d’assez  grandes  surfaces,  il  est  rare  qu’on 
ne  soit  pas  oldigé  de  pousser  au  point  de  déterminer  quelque 
rupture  des  capillaires,  sans  que  |>our  cela  l’injection  soit  toujours 
manquée. 

C’est  cette  pluie  d’injection,  qui  a lieu  par  une  infinité  de  petits 
orifices,  quand  la  muqueuse  est  digérée  ou  déjà  trop  altérée  qui  a 
fait  croire  à quelques'analomisles,  que  les  capilliiires  ont  des  ori- 
fices à la  surface  des  villosités  ou  ailleurs  ; mais  lorsqu’elle  a lieu, 
l’élude  de  la  muqueuse,  faite  au  microscope,  montre  des  ruptures 
par  lesquelles  on  voit  toujours  une  petite  gouttelette  faire  saillie. 
Lorsqu’au  contraire  il  n’y  a pas  de  fuite  ou  qu’elle  ne  se  produit  que 
par  place,  on  n’observe  rien  de  semblable,  et  l’on  peut  constater 
l’intégrité  des  parois  et  la  netteté  des  contours  des  capillaires. 
Alors  seulement  l’injection  est  bien  réussie,  les  réseaux  bien  rem- 
plis; ce  qui  n’est  pas  dans  l’autre  cas,  aussi  bien  dans  l’intestin 
grêle,  où  il  y a des  villosités,  que  dans  l’estomac  et  le  gros  intestin, 
qui  en  manquent. 

Il  faut  tirer  parti  des  faits  dont  nous  venons  de  parler  pour 
' prendre  les  précautions  suivantes,  auxquelles  on  est  amené  par  l’ex- 
périence. C’est  que  chez  les  animaux  dont  on  veut  faire  une  injec- 
tion artérielle  fine  et  générale  et  qui  ont  l’intestin  rempli,  il  faut 
injecter  immédiatement  après  la  mort,  ou,  si  c’est  impossible,  lier 
les  troncs  intestinaux,  autrement  on  aura  des  fuites  qui  feront 
manquer  l’injection.  Leur  tube  digestif  ne  peut  recevoiralors  qu’une 
injection  grossière.  Lorsque  les  parois  sont  digérées  dans  une  cer- 
taine épaisseur,  on  voit  le  liquide,  injecté  par  les  artères,  revenir 
par  les  veines,  ou  vice  versa,  dés  qu’il  est  arrivé  à des  vaisseaux 
d’un  demi-millimètre  de  diamètre.  Ceci  a lieu  surtout  chez  les  pois- 
sons et  les  reptiles,  mais  ne  se  présente  pas  quand  on  prend  un  ani-> 
mal  dont  l’intestin  est  vide. 
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82.  L’injection  isolée  de  la  glande  thyréoïde  exige  beaucoup  de 
précaution  ; il  faut  enlever  le  larynx,  un  morceau  de  l’œsophage  elles 
jugulaires  internes  tout  à la  fois,  fendre  cette  dernière  veine  et  lier 
les  branches  tbyréoidienncs  à leur  embouchure,  sauf  une  ou  deux 
principales  de  chaque  cété  et  la  jugulaire  antérieure,  qui  ne  reçoi- 
vent que  des  ligatures  provisoires  pour  être  injectées  successive- 
ment. 

La  rate  est  Irès-difTicile  à injecter  convepabicment  ; les  ruptures 
et  les  infiltrations  viennent  troubler  l'opération  ; on  choisira  tou- 
jours des  rates  fraicbcs  et,  chez  l’homme,  désirâtes  de  sujets  morts 
rapidement  ; celles  des  enfants  doivent  être  préférées  de  beaucoup 
à celles  des  adultes.  Il  en  est  de  même  pour  le  foie.  On  a conseillé 
de  faire  macérer  quelque  temps  cet  organe  dans  l’eau  alcoolisée 
avant  de  remplir  les  vaisseaux,  afin  de  donner  un  peu  plus  de  i-é- 
sistance.  En  tous  cas,  on  emploiera  des  pressions  très-faibles  et 
prolongées,' surtout  pour  les  veines. 

8ô.  Ces  injections  successives  de  plusieurs  vaisseaux  de  même 
ordre,  surtout  des  veines,  de  la  thyréoïde,  de  l'estomac,  du  duodé-’ 
num, etc.,  font  sentir  la  nécessité  d’employer  une  injection  liquide  à 
froid,  ou,  dans  le  cas  contraire,  de  tenir  l’organe  dans  l’eau  tiède 

Les  préparatifs,  ligatures,  cautérisation,  etc.,  prennent  toujours 
beaucoup  de  temps,  ordinairement  une  heure  ou  deux,  et  exigent  de 
bien  se  préoccuper  d'abord  de  tous  les  vaisseaux  de  l’organe  et  de 
leurs  anastomoses.  11  est  même  rare  que  quelque  variété  ou  des 
branches  inaperçues  ne  donnent  pas  lieu  à des  fuites  ; il  faut  alors 
saisir  le  vaisseau  à l'aide  des  pinces  <à  pression  continue,  le  cauté- 
riser, s’il  est  très-petit,  ou  suspendre  l’injeclioii  pour  faire  une  li- 
gature. 

Injeclwns  des  vaisseaux  lymphatiques. 

84.  Les  vaisseaux  lymphatiques  seront  injectés  à l’aide  des  ap- 
pareils à pression  continue;  on  cherchera  à pénétrer  par  les  ré- 
seaux en  s’exerçant  d’abord  dans  les  points  où  la  réussite  est  plus 
facile,  comme  le  gland,  le  périnée,  les  lèvres,  le  péricarde,  l’in- 
testin. Si  l’on  désire  remplir  les  vaisseaux  sanguins  cl  les  lympha- 
tiques sur  le  même  o'rgane,  il  faut  commencer  par  les  lympha- 
tiques. 

Les  injections  au  mercure  au  moyen  de  l’appareil  de  M.  Sappey 
donnent  une  excellente  idée  du  trajet  et  de  la  disposition  générale 
des  lyiiiphaliques  ; elles  sont,  en  outre,  faciles  à exécuter  et  four- 
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nissent,  pour  les  pièces  desséchées,  de  forl  belles  préparations  de 
cabinet*. 

Hais  ces  injections  ne  peuvent  être  examinées  au  microscope  et 
c'est  un  grave  inconvénient,  car  la  disposition  des  réseaux,  les  rap- 
ports avec  les  vaisseaux  sanguins  ne  peuvent  être  connus  qu’à 
l'aide  de  cet  instrument.  En  outre,  on  n’est  jamais  certain  que  le 
mercure  remplit  les  lymphatiques  et  non  un  autre  ordre  de  vais- 
seaux, tant  qu’il  n’est  pas  arrivé  à un  gros  tronc  ou  à un  ganglion. 

Avec  les  injections  transparentes,  au  contraire,  et  surtout  avec  la 
solution  de  nitrate  d’argent,  on  distingue  de  suite,  au  microscope, 
les  ramifîcations  lymphatiques  de  celles  des  vaisseaux  sanguins; 
on  peut  compter  leurs  valvules  et  même  les  cellules  épitheliales 
qui  les  tapissent. 

Il  faut,  pour  ces  injections,  procéder  avec  beaucoup  de  lenteur  ; 
aussi  nous  ne  conseillons  pas  l’emploi  babituel  de  la  gélatine  comme 
véhicule  ; cette  matière  peut  sans  doute  servir,  mais  les  précau- 
tions à prendre,  la  température  qui  doit  être  maintenue  à un  degré 
constant  rendent  son  emploi  compliqué.  On  préférera  les  mélanges 
transparents  A la  glycérine  que  l’on  injectera  à l’aide  d’un  appareil 
à pression  continue  ou  simplement  avec  une  seringue  de  Pravaz. 
La  seringue  de  verre  à crémaillère  rendra  également  de  grands 
services  (fig.  p.  12).  On  peut  se  servir  souvent  avec  succès 
de  l’appareil  à pulvériser  l’eau  de  M.  Lüer  ; c'est  une  seringue  de 
maillechort  montée  sur  un  pied  de  bois.  La  tige  du  piston  forme 
une  vis  et,  en  tournant  une  manivelle  on  fait  avancer  ou  reculer  le 
piston  ; l’appareil  se  termine  par  un  long  tube  flexible  en  plomb, 
auquel  on  adapte  les  canules  convenables. 

.Nous  recommandons  tout  spécialement  pour  les  lymphatiques 
une  solution  de  nitrate  d’argent  au  400"  (1  gramme  pour  400 
grammes  d’eau  distillée),  que  l’on  conserve  dans  un  flacon  noir. 
Ce  procédé,  indiqué  par  Recklinghausen,  dessine  admirablement 
les  réseaux  lymphatiques,  en  colorant  les  cellules  épithéliales  qui 
les  tapissent. 

Les  canules  de  verre  que  l’on  adapte  aux  appareils  à injections 
mercurielles  ne  valent  pas  les  canules  métalliques  taillées  en  bec  de 
flûte,  bien  aiguisées  et  même  à bords  tranchants(voy.  fig.  1 , p.  12), 

' Les  procédi-s  à suivre  pour  les  iigcclioiis  iiiemirielles  des  lympliatiques 
étant  décrits  dans  tous  les  traités  irnnatoiiiie  descriptive,  nous  n'avons  pas  cru 
devoir  reproduire  ici  tous  les  déLiils  (pie  cniii|)ortc  ce  moyen  d'étude  des  vais- 
seaux. iVoy.  aussi  plus  haut,  papes  15  et  40.) 
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dans  les  cas  où  il  s’agit  d’injccler  les  réseaux  avec  la  solution  pré- 
cédente ; on  a intérêt  alors  à léser  par  la  piqûre  le  plus  grand 
nombre  possible  des  radicules  lymphatiques,  et  on  y arrive  bien 
mieux  avec  ces  dernières. 

85.  On  enfonce  dans  le  tissu  la  canule  fixée  à l inslrument  de 
pression,  et  bien  remplie  du  liquide  i injection  sur  les  points  où 
l’on  soupçonne  l’existence  des  réseaux;  la  piqûre,  en  général, 
sera  superficielle  et  oblique.  On  augmente  alors  très-lentement  la 
pression  ; si  l’on  a lésé  quelques  lymphatiques,  l’injection  s’étend 
autour  de  la  piqûre  et,  dans  la  plupart  des  cas,  on  suit  de  l’œil  le 
développement  du  réseau  se  remplissant  de  liquide.  S’il  se  fait  une 
boursouflure,  on  peut  être  sûr  qu’on  n’a  pas  pénétré  dans  les  radi- 
cules lymphatiques;  il  faut  alors  faire  une  piqûre  ailleurs. 

Dans  les  tissus  mous  ou  quand  la  canule  est  mal  enloncée,  les 
liquides  refluent  autour  de  celle-ci.  On  combat  cet  accident,  en  ap 
pliquant  près  de  l'orifice^une  petite  serre-fine  (fig.  11).  Avec  de  la 


Fig.  Il  •. 
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patience,  on  injecte  aisément,  par  une  seule  piqûre,  dans  un  ré- 
seau, la  plupart  des  lymphatiques  d’un  organe  ou  d’un  membre, 
jusqu’aux  ganglions.  Du  reste,  il  est  possible,  dès  qu’un  vaisseau 
un  peu  volumineux  apparaît,  de  le  piquer  et  de  continuer  l'injec- 
tion par  cette  voie  ; il  vaut  mieux,  pour  ce  cas  particulier,  em- 
ployer une  canule  de  verre  bien  effilée.  , 

86.  On  réussit  quelquefois  à injecter  les  réseaux  par  un  tronc  lym- 
phatique, mais  les  valvules  sont  un  sérieux  obstacle  ; le  liquide 
lui-môme  qui  est  contenu  dans  les  lymphatiques,  et  qui  ne  trouve 
pas  d'issue,  s’oppose  à la  pénétration  ; c’est  là  un  procédé  incer- 

• a,  Serre-nno,  dont  U branche  horizontale  est  dentt'e.  et  dont  chaque  dent  corres- 
pond à une  petite  rainure  de  U branche  qni  lui  fait  face  — è,  8erre>flne  cotiüée  Je 
manière  à ne  point  faire  saillie  en  dessus  de  la  plaie.  — e,  Serre-flne  qui  se  tcnninc 
comme  une  pince  b polypes.  — d,  Scrre»fine  palmée.  — e,  Scrre-flne  larjtp  se  ter 
minant  par  six  )>ointCf. 

C îtoBi^.  — Microscope.  î> 
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tain  qui  ne  donne  que  des  résultats  incomplets  ; on  évitera  de  pous- 
ser l'injection  dans  le  sens  opposé  au  courant  de  la  lymphe,  à 
moins  d’y  être  obligé,  comme,  par  exemple,  lorsqu’on  veut  remplir 
le  lymphatique  central  des  villosités  intestinales  ou  les  vaisseaux 
eiïérents  des  ganglions. 

Tous  les  sujets  ne  sont  pas  également  bons  pour  servir  aux 
injections  des  lymphatiques  ; ceux  qui  ont  de  Tœdème  sont  très- 
favorables  ; on  se  rapprochera  de  cette  condition,  en  déterminant 
un  œdème  artificiel.  Pour  cela,  on  fera  passer  un  courant  d’eau 
par  les  vaisseaux  sanguins,  et  bientôt  les  tissus  seront  infiltrés, 
les  lymphatiques  distendus  et  il  deviendra  aisé  de  les  atteindre. 

C’est  dans  ces  conditions  surtout  qu'il  faut  se  placer  pour  injec- 
ter les  conduits  lymphatiques  afférents  et  efférents  des  ganglions 
avec  les  matières  à.  injections  liquides,  dont  nous  avons  parlé  plus 
haut.  Une  fois  l’injection  ainsi  pratiquée,  on  fait  durcir  ces  glande^ 
dans  l’alcool  absolu  pour  pratiquer  les  coupes,  destinées  à montrer 
les  rapports  de  ces  conduits  avec  la  substance  glandulaire  propre. 

C'est  également  en  procédant  comme  il  a été  dit  plus  haut,  et 
en  injectant  des  chylifères  près  de  leur  issue  de  l’intestin,  en  pi- 
quant la  muqueuse  au  bord  des  plaques  de  Peyer,  que  l’on  par- 
vient é remplir  avec  les  matières  à injection  liquides,  non-seule- 
uienl  les  sinus  lymphatiques  entourant  ces  glandes,  mais  encore 
les  réseaux  de  la  muqueuse  intestinale  et  les  prolongements  en 
cul-de-sac  qui  en  partent  pour  s’enfoncer  dans  les  villosités.  On 
fait  durcir  la  mu(|ueuse  en  remplissant  l’intestin  d’alcool  et  en  lais- 
sant plonger  toute  la  pièce  dans  ce  dernier  liquide  pendant  quel- 
ques jours.  On  pratique  alors  les  coupes  minces  au  rasoir,  pour 
les  examiner  à l’aide  du  microscope  et  les  préparer  dans  la  gly- 
cérine ou  dans  le  baume  de  Canada. 

Pour  avoir  une  injection  lymphatique  qui  réussisse  sur  une 
étendue  assez  considérable,  il  est  nécessaire  de  prendre  un  ani- 
mal mort,  mais  aussi  frais  que  possible  ; car  alors  les  parois  des 
vaisseaux  conservent  leur  intégrité  et  leur  résistance  mieux  que 
plus  tard  après  la  mort.  Sur  l’homme,  l’injection  peut  être  faite 
vingt-quatre  à t^nte-six  heures  après  la  mort)  en  hiver,  mais,  au 
delà,  l’injection  ne  réussit  pas  convenablement. 

Pour  injecter  en  même  temps  les  vaisseaux  sanguins  et  les 
lymphatiques,  et  voir  leur  épithélium , on  introduit  une  seringue 
ordinaire  dans  une  artère.  On  remplit,  avec  la  solution  ci- 
dessus,  tout  le  conduit  sanguin  choisi  jusqu’à  ce  que  les  veines 
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bouts  de  l'artère  et  de  la  veine;  on  met  l’organe  dans  l’eau  avec  un 
peu  de  glycérine  ou  même  d’acide  acétique,  suivant  BeliijelT,  et  on 
l’expose  à l’action  de  la  lumière  pendant  cinq  à huit  heures. 

Aussitôt  que  la  couleur  grisâtre  paraît,  la  préparation  peut  être 
considérée  comme  prête.  La  dessiccation  par  l’alcool,  l’action  de  la 
rendre  transparente  par  la  térébenthine  ou  par  l’huile  de  pavot  ne 
l’abiraent  pas  et  la  réaction  de  la  pierre  inrcrnalc  n’est  pas  empê- 
chée. Elle  est,  au  contraire,  rendue  plus  évidente.  Après  avoir 
obtenu  la  coloration  des  vaisseaux,  il  est  nécessaire  de  conserver 
les  préparations  dans  l’obscurité,  sr  l’on  n’a  pas  eu  soin  de  les 
rendre  inaltérable  par  l’hyposulfite  de  soude. 

Injection  des  veines  en  particulier. 

X7.  Bien  que  l’injection  des  veines  soit  assez  rarement  pratiquée 
dans  le  but  spécial  d’en  étudier  le  résultat  à l’aide  du  microscope, 
et  que  ce  que  nous  en  avons  dit  plus  haut  (pages  59,  g 78,  et  61, 
g 80)  soit  sufllsant  sous  ce  rapport,  il  n’est  cependant  pas  inutile, 
en  terminant  ce  sujet,  de  rappeler  les  notions  suivantes;  elles  con- 
cernent spécialement  la  rêplétion  de  ces  vaisseaux. 

11  est  un  certain  nombre  de  veines  qui  peuvent  être  injectées  de 
leur  tronc  vers  leurs  rameaux  comme  les  artères.  Parmi  celles-là  il 
faut  signaler  en  premier  lieu  les  veines  pulmonaires  ou  arlérienses, 
les  veines  portos  abdominales  et  rénales  des  poissons,  des  batra- 
ciens et  des  reptiles.  Quand  on  veut  colorer  différemment  les  bran- 
ches d’origine  d’une  part  et  les  branches  de  terminaison  d'autre 
part,  tant  dans  le  foie  que  dans  le  rein,  il  faut,  par  le  même  orifice 
de  la  veine,  pousser  dans  un  sens  l’une  des  matières  choisies  et 
l’autre  dans  le  sens  opposé. 

88.  Notons  ici  que,  sur  des  poissons,  le  système  artériel  à sang 
rouge  est  disposé  comme  les  veines  portes  en  général  ; il  est,  en 
effet,  sans  communication  directe  avec  le  cœur  et  terminé  par  un 
système  capillaire  à ses  deux  extrémités.  D’une  part,  les  branches 
venant  des  capillaires  des  branchies  se  réunissent  en  aorte,  et  celle- 
ci  se  distribue  en  capillaires  généraux  dans  tous  les  organes 
comme  sur  les  autres  animaux.  11  en  résulte  qu’il  faut  procéder  pour 
pratiquer  l’injection  de  ce  système,  comme  on  le  fait  jKiur  la  veine 
porte.  Si  l’on  veut  injecter  eu  une  même  couleur  le  tronc  ainsi  que 
les  branches  d’origine  et  de  terminaison,  on  pousse  l'injection  par 
l’une  des  branches  quelconques  naissant  de  l’aorte;  celles  qui  se 
prêtent  le  mieux  à celle  opération  sont  les  artères  gastri(|ues  cl  mê- 
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sentériquos.  Quant  on  veut  injecter  avec  une  seule  couleur  tout  le 
système  de  telle  ou  telle  veine  porte,  on  prend  aussi  une  des  bran- 
ches principales  se  jetant  dans  le  tronc,  l'une  de  celles  qui  vien- 
nent des  anses  de  l’intestin,  particulièrement,  s’il  s’agit  de  la  veine 
porte  intestinale.  Si  cette  branche  même  ne  s’est  pas  remplie  par 
l’intermédiaire  de  quelque  anastomose,  on  l’injecte  ensuite  séparé- 
ment, s’il  en  est  besoin. 

89.  Le  tronc  de  la  veine  cave,  les  veines  sus-liépaliqiies,  ovari- 
ques,  utérines,  testiculaires,  et  beaucoup  des  veines  périrachidien- 
nes et  intrarachidiennes,  les  veines  azygos  même,  peuvent  être  in- 
jectées, soit  séparément,  en  les  remplissant  de  lour  tronc  vers  les 
capillaires,  soit  ensemble  en  poussant  la  matière  de  haut  on  bas  dans 
la  veine  cave,  ou  de  bas  en  haut  en  plaçant  la  canule  sur  l’une  des 
deux  veines  crurales  ou  iliaques. 

Les  veiqcs  cardiaques,  dépourvues  de  valvules  peuvent  être  injec- 
tés du  tronc  vers  les  capillaires  en  plaçant  la  canule  au  travers  de  la 
valvule  de  Thébesius.  La  veine  vertébrale  peut  être  aussi  injectée  de 
la  sorte,  quand  on  place  la  canule  entre  les  valvules  qui  sont  au  ni- 
veau de  son  abouchement  dans  la  sous-clavière.  11  en  est  de  même 
pour  les  jugulaires  externes  dont  les  valvules  incomplètes  laissent, 
du  reste,  souvent  passer  la  masse  poussée  dans  la  veine-cave  supé- 
rieure ou  dans  l’un  des  troncs  brachio-céphaliques. 

Les  veines  jugulaires  internes,  les  sinus  de  la  dure-mère,  ainsi 
que  la  plupart  des  veines  du  cou,  de  l’encéphale,  du  crâne  et  de  la 
face,  qui  se  jettent  dans  ces  conduits  collecteurs,  s’injectent  aussi 
du  tronc  vers  les  capillaires  en  plaçant  la  canule  dans  la  veine  cave 
supérieure  ou  au  point  d’abouchement  de  l’une  des  jugulaires  dans 
le  tronc  brachio-c.éphalique  veineux  qu’elle  vient  former. 

Itans  toutes  ces  circonstances,  il  importe  d’ouvrir  d’avance  la  veine 
à l’endroit  où  doit  être  placée  la  canule,  et  de  faire  sortir  le  plus  de 
sang  possible,  tant  par  des  pressions  répétées,  dirigées  dans  le  sens 
convenable,  que  par  une  position  déclive  donnée  au  cadavre  pendant 
plus  ou  moins  longtemps.  C’est  aussi,  lors  de  l’injection  des  veines, 
qu’il  est  utile  souvent  de  pousser  préalablement  de  l’eau  dans  les 
artères  assez  longtemps  pour  que  le  liquide  revenant  par  les  pre- 
mières les  débarrasse  de  leur  sang,  qu’il  entraîne  en  sortant  par 
l’ouverture  faite  d’avance  au  point  où  sera  placée  la  canule. 

90.  11  no  reste,  comme  on  le  voit,  qu’un  polit  nombre  de  veines 
qui,  pour  être  remplies,  exigent  que  l’injection  soit  poussée  des  ra- 
meaux vers  le  tronc.  Ce  nombre,  est  moindre  encore  dans  les  oiseaux. 


Digitized  by  Google 


INJECTIONS  DES  VEINES  EN  PARTICULIER.  «0 

les  reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons  que  chez  les  mammifères, 
dont  les  veines  manquant  de  valvules,  sont  plus  multipliées  que  sur 
les  animaux  des  autres  classes. 

l’oiir  injecter  les  veines  superficielles  et  profondes  des  membres 
antérieurs  de  l'homme,  on  introduit  sucressiveinent  la  canule  dans 
la  branche  d’orijjine  de  la  veine  céphalique  qui  vient  du  pouce,  dans 
l’une  de  celles  qui  sortent  de  la  paume  de  la  main  et  dans  la  veine 
salvatelle.  Parfois  les  veines  des  doigts  sont  assez  grosses  pour  que 
la  canule  puisse  y être  introduite. 

Pour  le  membre  inférieur,  on  pousse  l’injection  par  l’une  des 
veines  dorsales  des  orteils  ou  de  la  face  dorsale  du  pied  prise  dans 
le  voisinage  de  l’extenseur  du  pouce.  Souvent  il  est  nécessaire  en 
outre  d’injecter  par  l’une  des  branches  d’origine  de  la  saphène  ex- 
terne prise  derrière  l’extrémité  inférieure  du  péroné.  Sur  les  autres 
mammifères,  on  placera  la  canule  dans  l’une  des  veines  digitales 
des  membres  antérieur  et  postérieur,  ou  dans  l’une  des  branches 
qu’elles  forment  en  se  réunissant,  selon  que  l’animal  est  de  petite 
ou  de  grande  taille. 

Souvent  il  arrive  que  quelque  veine  volumineuse  desmemhresou 
du  tronc  n’a  pas  reçu  la  matière  à injection.  11  faut  alors  remplir 
chacune  d’elles  séparément,  en  plaçant  le  tube  sur  le  point  de  sa  lon- 
gueur que  l’observation  fera  paraître  le  plus  convenable. 

Pour  injecter  les  tissus  érectiles  de  l’uréthre  et  des  corps  ca- 
vemeux,  et  les  veines  qui  en  ramènent  le  sang,  on  introduit  une  ca- 
nule dans  quelqu’une  des  aréoles  de  ces  organes,  et  l’injection,  après 
avoir  rempli  celles-ci,  passe  dans  les  veines  de  la  verge  et  do  là  dans 
celles  du  petit  bassin.  On  injecte  aussi  parfois  ces  dernières  en  pla- 
çant la  canule  dans  la  veine  dorsale  delà  verge,  tant  chez  l’homme 
que  sur  les  animaux  dont  la  taille  permet  de  procéder  ainsi. 

91.  Pour  l'injection  delavessie,  le  suif  coloré  et  bouillant,  poussé 
par  la  veine  dorsale  de  la  verge  et  par  les  deux  veines  fémorales 
d’un  même  sujet,  ne  remplit  que  les  gros  troncs  de  la  face  infé- 
rieure de  l’organe.  Aucun  des  réseaux  de  la  muqueuse  ne  peut  être 
injecté  par  ce  prtscédé. 

Les  injections  partielles,  en  prenant  successivement  une  à une 
les  veines  que  l’on  rencontre,  sont  aussi,  la  plupart  du  temps,  in- 
suffisantes. 

Ia!  moyen  qui  parait  le  meilleur,  le  plus  simple  et  le  moins  dis- 
pendieux, est  celui  qui  consiste  à pousser,  par  la  veine  dorsale  de 
la  verge,  après  avoir  lié  les  deux  veines  fémorales  et  la  veine  cave 
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inférieure,  un  litre  et  demi  d’eau  ordinaire  colorée  avec  du  bleu 
d'outre-mer  en  poudre  ou  du  jaune  de  chrome.  Cette  injection  pé- 
nètre immédiatement  dans  les  vaisseaux  les  plus  fins  de  la  mu- 
rpieuse,  ({ui  restent  pleins  de  matière  colorante,  l'eau  transsudant 
A travers  les  tissus.  Les  gros  troncs  doivent  être  aussitôt  remplis 
par  une  injection  au  suif  de  même  couleur,  ce  qui  à l'avantage 
d'empécher  les  vaisseaux  de  moyen  calibre  de  se  vider.  Les  injec- 
tions d'eau  et  de  minium  sont  impossibles,  ce  dernier  produit 
n’étant  pas  miscible  A ce  liquide.  La  même  matière,  mêlée  à l’es- 
sence de  térébenthine,  donne  un  rouge  magnifique;  mais,  une  fois 
injecté,  ce  liquide  transsude  partout,  colore  les  tissus,  et  on  ne 
peut  distinguer  les  vaisseaux  dans  la  masse.  La  glycérine  avec  une 
poudre  donne  de  beaux  résultats  ; mais  la  simple  injection  d’eau  et 
de  bleu  d'outre-mer  par  la  veine  doisale  de  la  verge,  plus  aisée  A 
pratiquer,  réussit  aussi  bien.  (P.  Gillette.) 

92.  Les  remarques  faites  précédemment  (page  65,  g 83)  sur  le 
temps,  les  précautions,  etc.,  exigés  par  les  injections,  s'appliquent 
A celles  des  veines  plus  encore  qu’A  la  réplétion  des  autres  vaisseaux. 
I.ie  nombre  des  ligatures  qu’il  faut  placer  A la  base  du  membre  ou 
aux  points  d'abouchement  des  grosses  veines  dans  les  principaux 
conduits  collecteurs,  pour  que  la  matière  n’y  passe  pas  et  pour  (pie 
les  ramuscules  puissent  se  remplir  est  en  général  considérable.  Il 
en  est  particulièrement  ainsi  quand  on  injecte  l’utérus  et  les  organes 
génitaux  externes.  Il  faut  de  plus  avoir  toujours  sous  la  main  Jes 
aiguilles  et  porte-aiguilles  préparés  pour  placer  de  nouvelles  liga- 
tures aux  endroits  voulus  pendant  l'injection.  11  sera  bon  aussi, 
dans  le  but  également  d’oblitérer  certaines  anastomoses,  de  se  ser- 
vir des  pinces  à pression  continue  do  formes  diverses  (flg.  12),  dont 
l'application  est  plus  prompte  et  plus  rapide  que  celle  des  ligatures, 
et  devient  d'une  grande  utilité  toutes  les  fois  que  survient  une  rup- 
ture pendant  la  durée  de  l'opération. 

C’est  particulièrement  pour  l’injection  des  veines  qu'il  est  utile 
de  prendre  dans  la  ligature  un  peu  du  tissu  entourant  le  vaisseau, 
afin  que  le  fil  ne  coupe  pas  les  parois  de  celui-cr  au  moment  où  on 
serre  le  nœud  sur  la  canule.  Cela  est  d’autant  plus  utile  ici  que  l’opé- 
ration est  lente  et  prolongée.  On  peut  no  faire  qu'un  seul  nœud, 
mais  à double  tour,  ce  qui  l'empêche  de  se  desserrer  seul,  tout  en 
permettant  de  le  rclAcher  pour  enlever  la  canule  et  la  réintroduire 
sous  le  même  fil,  en  cas  d'oblitération  ou  autre  accident. 

Il  est  des  circonstances  assez  nombreuses  relatives  aux  injec- 


Digilized  by  Google 


INJECTIONS  UES  VEINES  EN  PARTICULIER.  71 

lion»  vpinouses  partielles  et  même  artérielles  dans  lesquelles  la 
canule  introduite  à frottement  dans  le  vaisseau  n’a  pas  besoin  d’êtfe 
liée  et  où  il  suffit  de  la  maintenir  avec  les  doigts,  qui  ramènent 
sur  elle  un  peu  des  tissus  ambiants.  On  est  forcé  de  procéder  ainsi 
jMiur  injecter  les  veines  de  beaucoup  de  poissons,  celles  des  sinus 
veineux  des  plagiostomcs  et  des  cyclostomes,  beaucoup  des  veines 
des  mollusques  gastéropodes  et  céphalopodes,  etc. 

La  mollesse  des  tissus  est  telle,  en  effet,  chez  divers  de  ces  ani- 
maux, qu'ils  se  coupent,  ainsi  que  la  paroi  vasculaire,  sous  l'influence 
de  la  cx>nstriction  du 
til  placé  autour  de  la 
canule.  Dans  le  cas 
des  sinus,  leurs  rap- 
ports et  leurs  adhé- 
rences aux  organes 
ambiants  s'opposent 
souvent  à ce  que  cette 
ligature  soit  appli- 
quée. Tantôt  alors  on 
glisse  une  canule  cy- 
lindrique ou  coni- 
que, relativement  vo- 
lumineuse, de  manière  à ce  qu'elle  s'adapte  <1  frottement  contre  la 
face  interne  du  conduit  ; d’autres  fois,  il  suflit  même  d’appliquer  sim- 
plement son  extrémité  contre  l’orilice  pratiqué  sur  ce  dernier  et  de 
pousser  rapidement  la  matière  liquéfiée.  Ce  procédé  réussit  souvent 
sur  les  veines  et  les  sinus  des  animaux  de  petit  volume  et  sur  leurs 
artères  également. 

93.  Quoi  qu’il  en  soit  de  ces  diverses  circonstances,  qui  se  rencon- 
trent assez  fréquemment  dans  les  recherches  de  laboratoire  et  dans  le 
cours  des  études  d’anatomie  comparée,  c’est  on  opérant  sur  des  vais- 
seaux à parois  minc.es,  comme  celles  des  veines,  plus  encore  que  sur 
le»  artères,  qu'il  faut  avoir  dos  aiguilles  destinées  à jiasser  au-dessous 
du  conduit  le  fil  qui  doit  fixer  la  canule  et  A saisir  ou  non  une  cer- 
taine quantité  du  tissu  voisin  dans  l’anse  jle  la  ligature. 

Ces  aiguilles  doivent  être  des  aiguilles  à sutures  cbirurgicales, 
tant  droites  que  courbes  et  demi-courbes  (fig.  14),  une  aiguille  à 
ligature  à manche  courbée  dans  le  sens  de  sa  longueur  (lig.  13)  et 
deux  auptille»  de  üescitantps,  l’une  droite  et  l’autre  gauche,  des  plus 
petites  de  celles  que  tiennent  les  fabricants  d’iiislriiments  de  clii- 


Figr.  — Pinces  à pression  continue. 
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' rurgie  et  à extrémité  pointue.  Ces  aiguilles  à manche  servent 
surtout  lorsqu'il  faut  fixer  la  canule  sur  un  vaisseau  placé  pro- 
fondément dans  les  cavités  thoracique  et  abdominale  des  verté- 
brés. 

L’expérience  seule  peut  apprendre  quels  sont  les  cas  dans  lesquels 
il  faut  passer  l'aiguille  et  le  fil  au-dessous  du  vais- 
seau  avant  d”introduire  la  canule  dans  celui-ci,  et 
^ ceux  dans  lesquels  il  faut  mettre  la  canule  d'abord 
I et  passer  ensuite  le  fil.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut 
I avoir  soin  de  retenir  la  canule,  pour  que  les  mou- 

/ vements  que  lui  imprime  l’aiguille,  quand  on  la 

passe,  ne  la  fassent 
pas  sortir. 

94.  Les  injections 
veineuses  exigent 
que  la  matière  soit 
poussée  lentement, 
sans  violence,  en 
raison  de  la  min- 
ceur des  parois  des 
conduits.  Ix>uraché- 
vement  demande 

Aip.mfàRUr.,  AwÂtmure.  par  suite  un  temps 

assez  long,  surtout 

quand,  injectant  des  extrémités  veineuses  vers  le  tronc,  il  faut  se 
servir  d’une  canule  de  petit  calibre  et  arriver  jusqu’é  la  réplétioii 
des  capillaires. 

Il  en  résulte  que,  si  la  nature  des  préparations  à faire  exige  l’emploi 
d’une  matière  solidifiàble,  il  faudra  tenir  l’animal  injecté  dans  un 
bain  d’eau  chaude  ou  sous  une  cloche  chauffée  pendant  toute  la 
durée  de  l’opération.  Cela  est  même  nécessaire  lorsqu’on  se  sert  de 
la  gélatine.  C’est  dans  ces  conditions  également  qu’il  est  parfois 
utile  de  remplir  les  capillaires  à froid  avec  une  masse  non  solidi- 
fiiable  (voy.  p.  52  et  suivantes),  puis  de  laisser  les  grosses  veines  se 
vider  pour  y pousser  ensuite  une  matière  solidifiàble  de  même  cou- 
leur que  la  première. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  que  les  appareils  à pression  continue 
peuvent  être  trés-utilcment  employés  pour  pratiquer  les  injections 
des  veines. 
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La  canule  sera  placée  dans  un  vaisseau  volumineux,  puis  on  fera 
des  ligatures  sur  tous  les  orifices  vasculaires  que  l’on  rencontrera. 
On  se  sert  également  des  pinces  à pression  conlinue  (fig.  12,  A,  A). 
La  pièce  entière  est  alors  mise  dans  un  vase  et  on  verse  dans  ce 
vase  une  solution  concentrée  de  gélatine  de  façon  à recouvrir  la 
tumeur  en  laissant  dépasser  l'embouchure  de  la  canule.  Dès  que  la 
gélatine  sera  coagulée,  on  fera  une  injection  froide  à faible  pression. 
De  cette  façon  on  peut  même  utiliser  des  fragments  de  tumeurs  ; la 
gélatine  en  se  moulant  sur  la  pièce  empêche  l’issue  de  la  matière  à 


95.  L'étude  des  vaisseaux  des  pièces  pathologiques  et  des  tu- 
meurs n’est  pas  assez  répandue,  ce  qui  tient  sans  doute  à la  diniciilté 
de  les  injecter  ; c’est  qu’en  effet  la  matière  colorante  poussée  |iar 
un  des  vaisseaux  s'échappe  sur  toute  la  surface  de  la  tumeur.  Voici 
la  conduite  à suivre  dans  ces  cas  difficiles.  > ’ 

Fig.  15  •. 


* Vaiss«aut  capillairi*s  d'une  turoeur  érectile  du  derme  coUnc  disséqués  aprén 
coagulation  du  sang  dan»  leur  cavité,  et  dessinés  i un  grossissement  de  50  diamètres 
environ,  au  milieu  de  la  trame  de  faisceaux  défibrés  lamineuses  et  de  fibres  élasti<|ues 
interposés.  — a,  Capillaires  qui  avaient  un  dixiéme  de  millitnétre  et  offraient  les 
trois  tuniques  que  po.ssédent  babitueüement  les  conduits  sanguins  de  ce  diamètre.  — 
c,d,  Capillaires  normaux  lar^esde  1 i 2 centièmes  de  millimètre.  — e,  f,  g,  h,  ij.  For* 
rnesdiverses  des  dilatations  atnpullaires  enculs>üe*uc  et  variqueuses  que  présentaient 
les  capillaires  composant  essentiellement  la  tumeur  par  leur  ensemble.  (Ch.  Robin. 
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injection,  (ont  en  permeltant,  grâce  à son  élasticité,  un  certain  gon> 
nement  des  tissus  ; on  comprend  du  reste  qu'on  pourrait  placer  une 
canule  dans  une  artère  et  une  autre  dans  une  veine  pour  faire  une 
injection  double. 

On  peut  parfois  de  la  sorte  injecter  des  tumeurs  érectiles  (fig.  15) 
et  autres.  Ix)rsque  quelque  particularité  exceptionnelle  fait  qu'on 
a une  pièce  palliologi(|ue  bien  injectée,  on  peut  coaguler  le  sang 
dans  les  vaisseaux  à l’aide  des  moyens  que  nous  avons  signalés 
plus  haut  (page  6,  g 6),  et  faire  ensuite  l’examen  de  la  disposition 
des  capillaires  qu’ils  ronferment.  Les  tumeurs  prises  sur  le  cadavre 
peuvent  être  traitées  aussi  de  la  sorte.  Il  en  est  de  même  encoie 
parfois  de  celles  qui  ont  été  enlevées  à l'aide  de  l’écrajieur  linéaire. 

Injection  de»  canaux  excre'teurs  des  glandes, 

UC.  Pour  remplir  les  canaux  glandulaires,  on  réussira  difficile- 
ment avec  les  seringues  ; il  est  indispensable  d'employer  les  appa- 
reils à pression  continue  et  de  continuer  l'opération  pendant  plu- 
sieurs heures.  Le  principal  obstacle  résulte  de  la  présence  dans  ces 
conduits  du  liquide  plus  ou  moins  dense  qui  est  sécrété  ou  excrété, 
et  qui  ne  peut  s'échapper  par  des  canaux  d'un  autre  ordre,  comme 
cela  arrive  pour  les  artères  ; il  y aurait  donc  un  grand  avantage 
â les  priver  de  ce  liquide.  On  y parvient  en  partie  en  faisant 
passer  dans  les  vaisseaux  sanguins  de  la  glande  un  courant  continu 
d'eau  qui  imbibe  peu  à peu  les  tissus,  pénètre  dans  les  conduits 
glandulaires  et  se  substitue  au  liquide  qui  y était  contenu.  Or,  la 
matière  que  l'on  pousse  ensuite  par  les  canaux  sécréteurs  ou  ex- 
créteurs, chasse  bien  plus  facilement  l'eau  qu’elle  ne  chasse  des 
substances  épaisses  et  visqueuses.  Un  accident  fréquent,  lorsque 
les  conduits  glandulaires  sont  plongés  dans  une  trame  molle  et 
friable,  est  dû  au  passage  de  l'injection  de  ceux-ci  dans  le  système 
vasculaire,  lymphatique  ou  sanguin  ; c'est  ce  que  l’on  voit  souvent 
pour  les  canaux  biliaires  et  pulmonaires. 

L'étude  des  terminaisons  bronchiques  exige  une  injection.  La 
distension  par  rinsufflation  de  l'air  et  le  dessèchement  donnent  des 
résultats  trompeurs.  On  se  servira  d'une  substance  coagulable 
comme  la  solution  de  gélatine  chargée  d'une  matière  colorante  ou 
de  nitrate  d’argent  pour  faire  apparaître  l'épithélium  des  culs-de- 
sac.  Quelle  que  soit  la  matière  employée,  il  est  nécessaire  de  la 
pousser  dans  des  bronches  vides  d'air.  La  chose  est  facile  si  l’on 
possède  un  poumon  d’enfant  mort-né  qui  n’a  pas  respiré.  Le  pou- 


Digitized  by  Google 


ÉTUDE  DES  INJECTIONS.  To 

mon  (l'adulte  sera  prive  d’air  en  exerçant  une  aspiration  6 l'aide 
d'une  SLM’inguc  ou  mieux  avec  l'appareil  h pression  continue  {fig.  5, 
p.  18).  Une  canule  à robinet  étant  placée  dans  la  trachée  et  adap- 
tée à l’extrémité  de  l’appareil  G,  le  vase  B étant  plein  de  mercure, 
on  abaissera  le  vase  A,  puis  on  fermera  le  robinet  G,  on  ouvrira  le 
robinet  D et  remontant  le  flacon  A on  pourra  répéter  ces  diverses 
opérations  jusqu’à  ce  que  le  poumon  soit  à peu  prés  vide  d'air  ; 
alors  il  faut  fermer  le  robinet  de  la  canule  ; remplir  le  vase  E de 
matière  à injection  que  l'on  chassera  dans  le  poumon  par  les  moyens 
ordinaires. 

En  employant  des  pressions  fortes  et  soutenues  on  peut  comme 
llarting  l'a  montré,  remplir  de  matière  à injection  la  cavité  des 
nstéoplastes.  Nous  avons  tenté  une  opération  analogue  pour  les 
corps  étoilés,  de  la  cornée  en  particulier;  nous  avons  parlé  déjà  des 
résultats  négatifs  que  nous  avons  obtenus  (p.  53>5A). 

97.  Sur  quelques  animaux  invertébrés  tels  que  les  petits  mollus- 
ques, les  insectes,  les  annèlides,  il  est  clair  que  nos  procédés  géné- 
raux d'injection  ne  sont  pas  applicables  ; on  sera  contraint  le  plus 
souvent  de  piquer  avec  la  canule  Une  en  biseau,  soit  les  réseaux 
vasculaires,  soit  les  plus  gros  vaisseaux.  Pour  les  insectes  on  enfon- 
cera la  canule  dans  le  vaisseau  dorsal. 

Chez  plusieurs  mollusques  gastéropodes,  nous  avons  obtenu  de 
bons  résultats  en  plongeant  la  canule  piquante  directement  dans  le 
co!ur  de  l'animal  vivant  et  en  employant  une  pression  presque 
insignifiante,  le  coeur  so  chargeait  de  distribuer  l'injection. 

CHAPITRE  VllI 

Étna«  da«  kU«oUoB«. 

98.  La  dissection  des  injections  opaques  destinées  à être  vues  au 
microscope  doit  être  faite  sous  l'eau,  comme  la  plupart  des  dissec- 
tions fines. 

Il  faut  faire  une  étude  assez  longue  de  chaque  injection  avant  de 
savoir  si  elle  est  réussie  ou  non,  et  il  faut  observer  ainsi  plusieurs 
injections  du  même  tissu.  On  doit,  comme  pour  l’étude  des  éléments 
anatomiques  à l'aide  du  microscope,  faire  son  éducation  sous  ce 
rapport  avant  de  savoir  distinguer  ce  qui  est  utile  de  ce  qui  n'a 
aucunè  importance.  On  ne  peut  pas  non  plus,  à la  première  vue, 
discerner  les  plans  divers  des  capillaires  superposés. 
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Ce  qui  frappe  d’abord,  c’esl  la  leiiile  générale  de  la  pièce,  suivant 
la  couleur  employée, et  ce  n'eslqu’ù  la  longue  qu'on  apprendàrecon- 
nailre  les  faisceaux  de  fibres  des  tissus,  les  lobiilesglandulairesetc., 
et  la  distribution,  les  flexuosités  des  vaisseaux  qui  les  accompagnent 
ou  les  couvrent.  De  même  pour  les  muqueuses,  les  ondulations,  les 
anastomoses  des  capillaires,  leur  distribution  au  pourtour  des  ori- 
fices glandulaires,  ces  oriîices  eux-mêmes,  etc.,  ne  peuvent  être 
bien  décrits,  qu'autant  qu’on  met  plusieurs  heures,  quelquefois 
plusieurs  jours  à les  examiner.  Aussi  il  est  rare  que  les  injections 
que  l’on  montre  en  passant  soient  bien  interprétées,  quand  ceux 
qui  les  voient  n’ont  pas  encore  l’habitude  d’en  observer;  il  est  rare 
aussi  qu’il  reste  autre  chose  dans  l’esprit  de  l’observateur  que  le 
souvenir  de  l’élégance  des  réseaux  colorés. 

99,  Les  dissections  des  tissus  injectés  se  font  surtout  à l’aide  des 
ciseaux,  des  pinces  et  des  aiguilles  droites  ou 
courbes  (pl.  1,  fig.  Set  9).  11  est  souvent  plus  utile 
de  procéder  par  tractions  lentes  et  graduelles 
que  par  section,  parce  qu’on  ménage  beaucoup 
plus  les  vaisseaux.  Le  microtome  de  Strauss  (pl.  I, 
/îÿ.  10)  est  ordinairement  très-utile  pour  ces  dis- 
sections, à cause  de  la  précision  avec  laquelle  on 
coupe  tel  ou  tel  filament,  sans  que  la  main  trem- 
ble et  dérange  la  préparation. 

On  trouvait  dans  les  boites  d’instruments  de 
Strauss  accompagnant  les  anciens  microscopes  de 
M.  Nachet,  un  ciseau  à ressort  et  à manche,  fa- 
briqué par  Charriére  (fig.  16),  d’un  emploi  beau- 
coup plus  facile,  plus  précis  et  moins  fatigant. 
Il  est  décrit  et  figuré  dans  les  catalogues  de 
M.  Charriére,  sous  le  nom  de  ciseau  à manche  et 
bascule  (Catalogue  général  : Paris,  1851  in-8“, 
p.  20,  fig.  118,  et  Catalogue  de  Robert  et  Col- 
lin, 1867,  pl.  A fig.  20).  11  ést  fait  sur  le  prin- 
cipe des  ciseaux  qui  accompagnent  les  couteaux 
de  poche,  à pièces  multiples.  L’une  des  lames  est 
continuée  par  un  manche  fixe  pareil  à celui  des  aiguilles  à dis- 
section et  portant  un  ressort  qui  lient  ouverte  l’autre.  La  simple 
pression  d’un  doigt  amène  le  croisement  des  tranchants  qui  s 
cartent  par  suite  de  l’action  du  ressort  (A),  dès  que  cesse  TefforI 
du  doigt  en  B.  Il  est  bon  d’en  avoir  ù lame  droite  et  à lame 


Fig.  IG.  ^ Ciseau 
à rninche. 
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courbe.  I..a  figure  ci-contre  représente  l'instrument  réduit  à la 
moitié  de  sa  grandeur  environ. 

Les  pinces  dont  il  faut  se  servir  sont,  ou  des  pinces  fines  ordi 
naires  droites,  ou  courbes  de  champ  {fig.  17).  Dans  beaucoup  de 
circonstances,  les  pinces  à talon  élargi,  de  manière  à ce  que  les 
pointes  prismatiques  et  aigiiés  ne  dévient  pas,  sont  indispensables. 
Il  faut  en  avoir  de  droites  (fig.  18,  b)  ; d'autres  courbées  sur  le  côté 


Fik.  17. 
Pince  courbe. 


û h 


Fiji.  I«. 

Pinces  à talon  large. 


(a)\  d'autres  droites,  différant  des  premières  par  leurs  poin- 
tes effilées  comme  des  aiguilles  (c)  : celles-ci  permettent  de 
saisir  les  parties  les  plus  fines  en  ne  masquant  qu’une  très-petite 
étendue  du  champ  du  microscope  ou  de  la  loupe. 

Pour  étudier  les  muqueuses,  il  faut  d'abord  en  laver  la  surface 
par  un  filet  d'eau  qui  en  enlève  le  mucus,  et  ordinairement  l'épi- 
thélium. Celui  des  muqueuses  laryngiennes,  trachéales  et  des  gros- 
ses bronches,  donne  plus  de  peine  .i  être  enlevé  que  les  autres. 
Dans  les  parties  où  il  reste,  il  gène  l'observation  et  fait  paraître  les 
vaisseaux  tapissés  d'un  voile  grisâtre. 

Dans  l'élude  des  glandes  et  autres  parenchymes,  il  ne  faut  jamais 
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se  contenler  d’examiner  la  surface,  mais  il  faut  poursuivre  les  vais- 
seaux le  long  des  conduits  glandulaires,  etc. , ce  qui  constitue  la  par» 
lie  la  plus  difficile  des  dissections  de  ce  genre;  mais  les  procédés  à 
suivre  pour  cela  ne  présentent  rien  d'assez  invariable  pour  qu'il 
soit  utile  de  les  signaler,  chacun  s’ingéniant  à sa  manière  pour  arri- 
ver au  but. 

100.  lies  injections  opaques  sont  donc  très-utiles  par  cela  même 
qu'elles  peuvent  être  suivies  en  disséquant  à l’aide  d'une  loupe 
montée  sur  un  pied.  Ce  genre  de  recherches  est  difficilement  appli- 
cable aux  injections  transparentes;  mais  celles-ci  présentent  l'in- 
comparable avantage  de  montrer  tous  les  détails,  les  différents 
plans,  etc. , dés  qu’une  portion  d'organe  ou  de  tissu  est  mise  sous  le 
microscope  après  réduction  en  coupes  minces. 

L’anatomiste  décidera  des  cas  où  il  doit  employer  l’une  ou  l’autre 
méthode;  pour  avoir  une  idée  de  l'ensemble  des  vaisseaux  d'un  or- 
gane ou  d’un  tissu,  les  matières  opaques  sont  préférables  ; pour 
l’élude  des  réseaux  capillaires,  les  matières  tCansparentes  valent 
mieux. 

Les  injections  transparentes  seront  étudiées  en  excisant  des  por- 
tions de  tissus  avec  des  ciseaux,  ou  après  durcissement  de  la  pièce, 
en  exécutant  des  coupes  avec  le  rasoir.  Généralement,  lorsqu’on 
s’est  servi  de  la  gélatine,  les  organes  sont  assez  résistants  pour  per- 
mettre les  coupes  dès  que  le  refroidissement  est  complet.  L'emploi 
des  mélanges  glycérinés  nécessite,  une  macération  dans  l’alcool  ; si 
l’on  s'abstient  de  cette  précaution,  l'injeclion  sort  des  points  que 
l'on  sectionne  et  salit  la  préparation  ; de  plus,  les  vaisseaux  se  vi- 
dent en  partie. 

Pour  l’examen  microscopique  immédiat,  on  humectera  les  coupes 
avec  de  la  glycérine  et  on  observera  d'abord  à un  faible  grossisse- 
ment pour  se  rendre  compte  de  l’ensemble.  Au  besoin,  le  micro- 
scope binoculaire  donnera  une  idée  plus  nette  des  différents  plans 
et  de  la  superposition  des  réseaux. 

Cotuervalion  des  pièces  injectées 

101.  Les  bonnes  préparations  de  tissus  injectés  étant  difficiles  à 
obtenir,  on  doit  chercher,  quand  les  résultats  sont  heureux,  à les 
conserver.  Les  injections  opaques  peuvent  être  conservées  de  plu- 
sieurs manières.  Beaucoup  d’entre  elles  doivent  être  étalées  et  sé- 
chées sur  des  plaques  de  verre  noir,  puis  couvertes  de  térébenthine 
de  Venise  ou  de  baume  de  Canada,  et  l'on  recouvre  le  tout  d’une 
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autre  plaque  de  verre  mince.  On  peut,  au  lieu  de  verre  noir,  en 
employer  du  blanc,  et,  pour  examiner  la  préparation,  on  la  place  sur 
de  la  cire  ou  du  drap  noir.  Les  préparations  relatives  aux  injec- 
tions du  placenta,  des  muscles  ou  des  glandes,  peuvent  être  con. 
servêes  ainsi.  Certaines  membranes  comme  la  peau , le  péritoine,  la 
plèvre,  peuvent  être  desséches  simplement  et  recouvertes  ensuite  de 
vernis  à l'alcool  de  première  qualité.  Cependant,  pour  beaucoup  de 
tissus,  les  procédés  précédents  présentent  plusieurs  inconvénients. 
Ainsi,  pour  les  muqueuses  qui  ont  des  villosités,  pour  celles  qui, 
sans  en  avoir,  présentent  de  petits  bourrelets  caractéristiques  autour 
des  orifîces  glandulaires  et  pour  quelques  glandes,  comme  la  thy- 
rêoïde,  la  dessiccation  ou  la  conservation  entre  deux  plaques  de 
verre  déforment  et  font  disparaître  ces  particularités,  il  faut,  par 
conséquent,  les  conserver  simplement  dans  l’alcool  étendu  d'eau  et 
à chaque  observation  on  les  place  dans  l'eau.  Nous  verrons  dans 
une  autre  partie  de  ce  volume  comment  ou  procède  pour  conserver 
ces  pièces  avec  leurs  villosités  ou  leurs  plis,  etc.,  étalés  et  flottants 
sans  compression,  dans  une  cellule  pleine  de  liquide,  (ixi-e  sur  une 
bande  porte-objet  à préparations  microscopiques  et  close  par  une 
lame  mince. 

102.  Pour  tous  les  organes  d’une  structure  délicate,  on  aura  re- 
cours surtout  aux  injections  transparentes  que  l’on  conservera  de 
la  façon  suivante  ; La  pièce  entière  est  placée  dans  l’alcool  ordi- 
naire pendant  vingt-yiatre  heures;  au  bout  de  ce  temps  on  la  met 
dans  l’alcool  absolu  où  elle  durcit  et  perd  complètement  l'eau  qui 
l'imbibait;  puis,  avec  un  bon  rasoir,  on  fera  des  coupes  que  l'un 
desséchera  rapidement  entre  deux  feuilles  de  papier  buvard  et  qui 
seront  traitées  par  l’essence  de  térébenthine  et  le  baume  de  Canada 
à la  manière  ordinaire.  Il  sera  question  de  ce  point  également 
dans  la  deuxième  partie  de -cet  ouvrage. 

Le  cerveau,  la  moelle  épinière,  les  tissus  testiculaire,  ovarien, 
musculaire,  les  muqueuses  dont  on  veut  faire  des  coupes  dans  une 
direction  perpendiculaire  à l’axe  du  conduit  qu’elles  tapissent,  doi- 
vent être  préparés  et  injectés  de  la  sorte.  Il  en  sera  encore  ainsi 
pour  le  poumon  lui-même,  le  placenta,  beaucoup  de  glandes,  la  pie- 
mère,  les  plexus  choroïdes,  etc. 

Les  membranes  minces,  le  périoste,  la  rétine,  les  aponévroses, 
etc.,  seront  simplement  étalés  avec  précaution  stit*  la  plaque  de 
verre  et  conservées  comme  nous  l'avons  signalé  ci-dessus. 

Le  baume  de  Canada  est  certainement  la  substance  conservatrice 
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qui  donne  le  plus  do  sécurité  et  qui  doit  éire  le  plus  souvent  em- 
ployée ; mais  ce  procédé  présente  de  sérieux  inconvénients  ; c'est 
d'abord  de  ratatiner  les  vaisseaux,  puis  parfois  de  donner  aux  pré- 
parations une  telle  transparence,  que  les  éléments  anatomiques  de- 
viennent, peu  appréciables. 

Ainsi,  pour  certains  tissus  délicats,  on  fera  bien  d’éviter  le  dur- 
cissement dans  l'alcool  et  de  placer  la  préparation  dans  la  glycé- 
rine, ou  dans  les  mélanges  conservateurs  de  gélatine,  glycérine  et 
acide  arsénieux. 

Il  est  vrai  que,  par  ce  procédé,  les  couleurs  injectées  pâlissent 
quelquefois  assez  rapidement,  surtout  le  bleu;  il  est  bon  d'ajouter 
une  goutte  d'acide  acétique  qui  retarde  cette  altération. 

Nous  avons  dit  comment  on  préparait  les  injections  au  collodion, 
nous  n'y  reviendrons  pas  ; celles  au  nitrate  d'argent  seront  conser- 
vées dans  la  glycérine  ou  dans  le  baume  de  Canada,  après  macéra- 
tion dans  l'alcool, 

103.  Il  faut  toujours  avoir  soin,  en  donnant  les  diamètres  d'un 
vaisseau,  d’indiquer  si  la  pièce  est  desséchée,  si  elle  est  injectée  et 
conservée  dans  un  liquide,  ou  si  on  a pris  les  mesures  sur  un  ca- 
pillaire non  injecté;  car  la  dessiccation,  ainsi  que  nous  l’avons  déjà 
dit,  détermine  un  rétrécissement  des  vaisseaux.  Les  parois  s’appli- 
pliquent  sur  la  matière  à injection,  et  celle-ci  diminue  d'autant  plus 
de  volume  qu'elle  est  plus  liquide.  Les  injections  à la  gélatine  elles- 
même  ne  sont  pas  à l'abri  de  cet  inconvénient  lorsqu’elles  ont  ma- 
céré dans  l’alcool  et  qu'elles  sont  placées  dans  le  baume  de  Canada. 

Le  meilleur  moyen  de  déterminer  le  diamètre  réel  des  vaisseaux 
est  d'injecter  la  solution  de  gélatine  colorée,  en  employant  une 
pression  à peu  prés  égale  à celle  du  sang  artériel  (0'",55  de  mercure) 
et  de  faire  les  préparations  sans  macération  d’aucune  sorte. 

CHAPITRE  IX 

De*  If^ectiocM  exlemporenées. 

104.  On  donne  le  nom  d'injections  extemporanées  à celles  qui 
sont  destinées  à une  étude  immédiate  dans  le  but  de  représenter 
par  le  dessin  r.ertaines  dispositions  vasculaires,  quand  il  n’est  pas 
possible  de  conserver  pour  un  examen  ultérieur  les  pièces  pré- 
parées. 

On  est  souvent  obligé  de  procéder  ainsi,  lorsqu’il  s’agit  de  mel- 
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tre  «n  évidence  le  sysiérae  gastro-canaliculaire  du  corps  des  polypes 
cténopliores  et  hydraires , les  conduits  aquifères  des  échinodcr- 
mes,  les  vaisseaux  du  système  circulatoire  des  annélides,  de  quel- 
ques mollusques  même.  On  peut  procéder  également  ainsi  pour 
une  étude  rapide  des  vaisseaux  sanguins  et  lymphatiques  des 
poissons,  des  batraciens,  des  reptiles  et  d'autres  vertébrés. 

105.  Pour  cet  ordre  de  préparations,  lorsqu’on  ne  possède  pas  les 
matières  à injection  liquides  et  utilisables  à froid,  indiquées  plus 
haut,  on  peutse  servir  d'encres  de  diverses  couleurs,  mêlées  ou 
non  à de  la  gélatine  ou  à une  solution  de  gomme  '.  Pour  injecter  les 
polypes,  les  annélides,  les  mollusques  dans  ces  conditions,  ou 
d’autres  animaux  transparents,  le  lait  peut  être  utilisé  très-avan- 
tageusement. On  peut  même  le  colorer  en  bleu  ou  en  jaune  avec 
du  bleu  de  Prusse,  de  l'indigo  ou  du  jaune  de  chrome,  pour  lui 
ôter  sa  transparénce,  et  qui  fait  que,  sans  cette  addition,  il  ne  met 
pas  siifnsamment  en  évidence  les  capillaires. 

I.e  lait  et  l'eau  gommée  ainsi  colorés  sont  très-utiles  dans  ces 
circonstances,  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'injecter  les 'mollusques, 
les  acalépbes,  les  annélides,  etc.,  qui  meurent  très-lentement, 
qu'on  injecte  presque  toujours  avant  que  l’innervation  et  la  con- 
traclilité  aient  tout  à (bit  disparues,  qui,  par  suite,  se  contractent 
énergiquement  au  moment  où  pénètrent  les  injections  composées 
des  liquides  inorganiques;  or  ces  contractions  empêchent  ainsi 
ces  Iluides  d'arriver  dans  les  petits  vaisseaux.  On  évite,  du  reste 
ce  dernier  inconvénienten  mettant  préalablement  ces  animaux  dans 
une  atmosphère  ou  dans  un  liquide  éthérisé  ou  cblorofurmisé , 
jusqu  à ce  qu'ils  soient  morts  et  devenus  flasques. 

Sur  les  mollusques,  les  crustacés  et  d’autres  invertébrés,  en  in- 
troduisant une  fine  canule  au  travers  des  parois  du  cœur  de  l'a- 
niinal  vivant  et  en  y poussant  doucement  une  de  ces  injections  plus 
opaques  que  le  sang,  on  peut  voir  les  vaisseaux  se  remplir  et  de- 
venir assez  évidents  pour  être  facilement  étudiés. 

Il  est  bon  de  sc  servir  dans  ces  conditions  des  liquides  colorés 

‘ Il  est  un  procédé  trés-simplc  quf  pcrniel  de  conserver  pendant  plusieurs 
mois  (l'eipêricnce  a duré  prés  de  (|uatrc  mois)  les  masses  à injection  dont  le 
véhicule  est  la  gélatine.  Le  mélange  est  ver$é  dans  un  vase  qu'il  ne  doit  pas 
remplir  complètement;  on  suspend  au  bouchon  qui  reriiie  liermétiquement  le 
vase  un  fragment  d'éponge  imbibé  d'alcool  et  de  quelques  gouttes  d'essence  de 
térébenthine  ; l'éponge  ne  doit  pas  atteindre  la  matière  à injection.  Les  niassi  s 
de  gélatine  colorées  sont  ainsi  conservées  sans  altération  et  sans  changement  de 
Lmr  transparence. 

C.  Rosis.  — Mieitisropc.  I> 
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non  coagulants  et  peu  excitants  indiqués  plus  haut.  Cependant 
il  est  de  ces  animaux  comme  les  arachnides  et  les  insectes,  sur 
lesquels  on  peut,  dans  le  cœur  ou  vaisseau  dorsal  de  l’animal 
vivant,  pousser  de  l’essence  de  térébenthine  colorée,  sans  arrêter 
de  suite  les  contractions  de  l’organe,  qui  font  ainsi  passer  ce 
liquide  dans  les  sinus  faisant  suite  au  vaisseau  dorsal  on  obtient 
de  la  sorte  des  injections  susceptibles  d’étre  conservées  assez 
longtemps. 

106.  Pour  pratiquercette  injection  sur  les  insectes  etleurs  larves  ou 
chenilles,  on  pratique  une  très-petite  ouverture  entre  deux  anneaux 
sur  la  ligne  médiane  dorsale  de  la  portion  abdominale  du  corps. 
On  pique  ensuite  une  des  chambres  du  vaisseau  dorsal  et,  dans 
l’orilice  ainsi  pratiqué,  on  introduit  une  fine  canule  et  on  injecte  de 
l’essence  de  térébenthine  ou  quelque  autre  liquide  coloré  cl  très- 
coulant,  en  raison  de  la  petilesse  des  canules  qu’on  est  obligé 
d’employer. 

Pour  les  aranéides,  on  met  à découvert  le  cœur  en  incisant  les 
téguments  vers  la  partie  moyenne  dorsale  de  l’abdomen  et  pendant 
(|u’il  bal  encore,  on  le  pique  à l’aide  d’une  très-fine  canule.  Les 
artères  s’injectent  ainsi  à mesure  qu’on  distend  le  cœur  en  pous- 
sant doucement  le  fluide  coloré.  Pour  les  vaisseaux  ou  sinus  affé- 
rents qui  se  rendent  à chacune  des  chambres  du  cœur,  il  faut  les 
injecter  en  les  piquant  séparément,  parce  que  des  valvules  intra- 
cardiaques empéclîeiit  le  reflux  du  liquide  de  la  cavité  du  cœur 
dans  ces  conduits. 

On  procède  d’une  manière  analogue  pour  les  crustacés,  dont 
beaucoup  sont  assez  volumineux  pour  qu’une  canule  assez  grosse 
soit  introduite  dans  le  canal  de  l’aorte  ou  dans  d’autres  artères, 
soit  en  pénétrant  d’abord  dans  le  ventricule,  soit  en  incisant  le 
vaisseau  même  sur  une  portion  seulement  de  sa  circonférence.  La 
conslriclion  exercée  sur  la  canule  distendue  par  les  parois  élasti- 
ques du  vaisseau  suffiseut  pour  empêcher  le  reflux  du  liquide  au 
dehors,  quand  on  pousse  l’iujcclioii  fluide  avec  assez  de  dou 
ceur.  , 

107.  Du  rc.ste,  ainsi  qu’on  le  voit,  dons  toutes  ces  recherches,  l'è 
Inde  attentive  des  organes  auitointde  vue  de  l’anatomie  descriptive, 
c’est-à-dire  au  point  do  vue  de  leur  siège,  de  leurs  rapports,  de 
leur  volume  et  de  leur  forme,  doit  précéder  les  tentatives  d’injec- 
tion aussi  bien  que  l’examen  de  la  texiure  de  ces  parties. 
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. CHAPITRE  X 


li^eclioiis  concernant  laa  rochordiea  phjslolofriqnaa. 

108.  Les  injeclions  que  l’on  pratique  dans  le  cours  des  recherches 
physiologiques  n'ont  pas  pour  but  la  rcplétion  des  vaisseaux  avec 
lu  substance  injectée,  mais  l’introduction  dans  le  sang  d’un  agent 
quelconque  sur  un  animal  vivant,  pour  étudier  ses  effets  sur  l’or- 
ganisme  ou  pour  immobiliser  iin  animal  qui  doit  être  soumis  à 
quelque  autre  expérience  délinitive (curare, morpliine,  etc.). L’étude 
de  rupportunité  ou  des  effets  de  ces  injections  est  étrangère  à notre 
sujet;  nous  indiquerons  simplement  ce  qui  a trait  à l'opération  en 
elle-même,  et  aux  précautions  qu’elle  exige.  Ce  sont,  en  effet,  les  ou- 
vrages traitant  de  divers  problèmes  qu’aborde  la  physiologie  expé- 
rimentale, qu'on  doit  consulter  pour  apprendre  quels  sont  les  moyens 
employés  pour  fixer  les  animaux  sur  les  tables  ou  autres  siqiports 
appropriés  aux  essais  que  l’on  veut  tenter. 

109.  Pour  injecter  dans  les  vaisseaux  une  solution  aqueuse  d'un 
sel,  on  aura  soin,  pour  éviter  la  coagulation  du  sang,  d'employer 
un  sel  alcalin  on  neutre.  Il  faut,  en  outre,  que  la  solution  soit  soi- 
gneusement filtrée,  et  élevée  à la  température  de  l’animal  en  expé- 
rience. 11  en  est  de  même  encore  lorsqu'on  injecte  de  fines  ])oussiéres 
en  suspension  dans  un  liquide,  pour  en  suivre  les  mouvements  dans 
les  vaisseaux,  l’action  physique  sur  les  globules  blancs,  etc.;  telles 
sont  les  injections  de  carmin,  de  bleu  de  Prusse,  d’aniline,  etc. 
En  injectant  dans  la  lymphe  ou  dans  le  sang  du  bleu  d'aniline  dis- 
sous dans  de  l'alcool  et  précipité  par  de  l'eau  distillée,  par  conséquent 
à l’état  de  grains  extrêmement  fins,  suspendus  dans  le  véhicule, 
Feltz  pensait  que,  les  molécules  colorées  se  déposant  (au  dire  de 
Cohnheim)  dans  et  sur  les  éléments  blancs  du  sang  ou  de  la  lymphe, 
il  serait  aisé  de  saisir  la  progression  des  leucocytes  travers  les 
parois  vasculaires;  que,  dans  le  cas  où  le  globule  ne  se  colorerait 
pas,  on  pourrait  voir  au  moins  des  dépêts  de  grains  colorés  dans 
les  sinuosités  des  lacunes  permettant  le  passage  des  globules  rouges 
qui,  n'ayant  pas  de  mouvements  amiboïdes,  ne  travei-sent  les  parois 
des  capillaires  que  par  excès  de  tension,  c’est-à-dire  par  pression  a 
tergo.  Il  conclut  de  ces  expériences  que  les  globules  blanrs  de  la 
lymphe  et  du  sang  ne  se  colorent  pus  avec  le  bleu  d'aniline  et  les 
grains  de  cette  substance  ne  s'infiltrent  pas  dans  le  protoplasma  ou 
contenu  des  éléments,  comme  Cohtdieim  pense  l’avoir  vu. 
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Les  grains  d'aniline  sont  susceptibles  de  circuler  avec  le  sang 
dans  les  vaisseaux,  mais  ils  n’en  sortent  jamais  sans  déchirure 
préalable  des  capillaires.  . 

Ces  molécules  colorées  ne  s'infiltrent  pas  dans  les  parois  dos 
vaisseaux,  comme  cela  devrait  nécessairement  arriver,  s'il  y avait 
des  lacunes  ou  des  stomates,  car  il  est.de  toute  évidence  que  les 
globules  rouges  ne  passant,  d’après  Cohnheim,  que  par  excès  de 
pression,  il  devrait  en  être  de  même  des  granulations  bleues  plus 
petites  que  les  globules  rouges. 

Dans  ces  expériences,  on  injecte  quelques  divisions  de  la  seringue 
de  Pravaz  pleine  d’eau  distillée,  chargée  d’aniline  en  suspension, 
comme  il  vient  d’étre  dit,  dans  la  veine  tégumenteuse  du  ventre 
des  grenouilles,  puis  on  lie  le  vaisseau  et  on  remet  les  animaux 
opérés  dans  l’eau  pendant  quelque  temps. 

Après  quatre,  six,  huit  et  dix  heures,  on  étale  la  langue  de  l’ani- 
mal d’après  le  procédé  ordinaire,  pour  assister  aux  phénomènes  de 
la  circulation  et  du  début  de  l’innammation.  On  constate  ainsi  que 
le  sang  renferme  efrectivement  des  grains  colorés  en  assez  grande 
quantité  ; ils  passent  dans  les  vaisseaux  sous  forme  de  petites  pous- 
sières libres  et  nullement  renfermées  dans  l’intérieur  des  globules 
blancs  ou  rouges.  Si  la  plupait  de  ces  molécules  sont  parfaitement 
libres,  quelques-unes  cependant  paraissent  accolées  à la  surface 
externe  des  globules.  (Voy.  V.  Keltz,  Journal  de  l’anatomie  et  delà 
physiologie,  Paris,  1870,  in-8,  p.  01.) 

1 10.  C’est  ordinairement  dans  les  veines  que  l’on  injectera  les  sub- 
stances dont  on  veut  étudier  les  effets  sur  l’animal  vivant.  On  choisira 
une  veine  superficielle  et  facilement  accessible;  la  jugulaire,  à la- 
quelle on  s’adresse  de  préférence,  offre  de  sérieux  inconvénients  ; on 
est  obligé  de  la  lier  après  l’opération,  pour  arrêter  l’hémorrhagie;  de 
plus,  elle  est  si  prés  du  cœur  (|ue  l’injection  arrive  brusquement 
dans  l’oreillette  et  le  ventricule  droits  avant  d’avoir  pu  se  mélanger 
au  sang,  ce  qui  expose  à des  accidents  spéciaux,  remarqués  par  les 
physiologistes,  accidents  que  l’on  pourrait  altribuer  à une  intoxica- 
tion par  la  matière  employée. 

Il  e.st  donc  préférable  de  choisir  une  veine  d’un  petit  calibre  et 
située  à la  périphérie.  Les  veines  saphènes  conviennent  parfaitement 
chez  les  animaux  assez  gros,  comme  les  chiens;  sur  les  animaux 
plus  ]ielits,  comme  le  lapin,  le  cobaye,  etc.,  on  injectera  par  la  veine 
crurale. 

Supposons  que  nous  voulions  introduire  dans  les  vaisseaux  d'un 
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chien  une  solution  quelconque:  l'animal  est  solidement  (ixésurunc 
table;  on  comprime  la  cuisse,  afin  de  faire  saillir  les  veines,  et  on 
ne  tarde  pas  à reconnaître  une  des  saphènes;  par  une  légère  inci- 
sion on  met  le  vaisseau  à nu,  un  aide  comprime  au-dessus,  et  les 
parois  vasculaires  étant  distendues  parle  sang,  rien  n'est  plus  facile 
que  d’enfoncer  par  un  coup  scc  la  canule  en  bec  de  flûte  d'une  se- 
ringue de  Pravaz  ou  de  notre  seringue  à crémaillère.  La  ponction 
doit  être  oblique  et  dirigée  dans  le  sens  du  cours  du  sang  Les  se- 
ringues  et  la  solution  sont  préalablement  échauffées  dans  de  l’eau 
tiède;  cette  dernière  précaution  est  inutile  si  l’on  fait  usage  d'une 
faible  quantité  de  liquide. 

Dès  que  la  canule  a pénétré,  ce  que  l’on  reconnaît  aux  mouve- 
ments de  latéralité  qu’elle  peut  exécuter  dans  la  veine,  on  fait  cesser 
la  compression,  et  l’injection  est  poussée  avec  beaucoup  de  lenteur; 
puis  on  relire  brusquement  l’instrument,  et  le  doigt  est  appliqué 
sur  la  plaie  pendant  une  ou  deux  minutes.  Au  bout  de  ce  temps,  s’il  y 
a encore  un  suintement  de  sang,  on  applique  deux  ou  trois  tours 
de  bande. 

Loi'squ’il  est  nécessaire  de  pratiquer  plusieurs  injections  à des 
intervalles  de  temps  convenablement  espacés,  il  est  mieux  de  pla- 
cer dans  la  veine  une  canule  à demeure.  Pour  cela,  le  vaisseau  est 
mis  à découvert  ; on  porte  une  ligature  du  côté  des  capillaires  et 
une  pince  à pression  continue  du  cûté  opposée;  la  canule  est  fixée 
entre  la  ligature  et  la  pince  à pression  continue.  Lorsque  tout  est 
prêt,  on  remplit  la  canule  d’eau  pour  éviter  la  pénétration  de 
l’air,  la  seringue  est  mise  en  place,  et,  après  avoir  ôté  la  pince  A 
[iression,  on  pousse  l’injection  avec  lenteur. 

Des  gaz  sont  introduits  volontairement  dans  les  veines  en  di- 
verses circonstances  : tantôt  on  injecte  de  l’air  pour  tuer  brusque- 
ment un  animal  ; on  doit  alors  pousser  l’air  rapidement.  D’autres 
fois  on  cherche  à étudier  l’influence  de  certains  gaz  sur  le  sang  ou 
les  tissus,  sans  déterminer  immédiatement  la  mort;  on  agit  alors 
d’autant  plus  lentement  que  le  gaz  est  aborbé  plus  difficilement,  et 
on  peut,  avec  de  la  patience,  en  faire  pénétrer  de  grandes  quantités, 
lîl.  Bernard  a injecté  lô2  cenlimèires  cubes  d’acide  carbonique  sur 
un  chien  ; c'est  ce  même  gaz  que  Brown-Séquard  a chassé  dans  les 
artères  pour  quelques  recherches  spéciales. 

111.  Pour  les  artères,  la  méthode  opératoire  présente  diverses 
p.nrticularilés;  l’injection  sera  poussée  tantôt  vers  les  capillaires, 
tantôt  vers  le  cceur;  dans  les  deux  cas  on  fixera  la  canule  comme 
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pour  une  injection  aiintomique,  après  avoir  lié  le  vaisseau  d’un  côté 
et  placé  de  l’autre  une  pince  ù pression  continue  et  un  fil  d’attente 
qui  est  serré  autour  de  l’artére  dés  que  la  quantité  voulue  de  sub- 
stance a pénétré.  Il  est  rare  que  l’on  aité  chasser  l’injection  du  cété 
du  cœur;  cependant  il  peut  être  utile  de  faire  arriver  directement 
dans  l’aorte  quelque  substance  ; on  place  alors  la  canule  sur  la  ca- 
rotide primitive  et  on  injecte  avec  force  du  cété  de  l’aorte.  Il  est 
préférable  dans  ce  cas  d’introduire  une  longue  canule  fleïible,  une 
sonde  en  gomme  par  la  carotide  jusqu’à  l’aorte.  Ofl  peut  se  servir 
également  de  la  sonde  pour  introduire  directement  des  liquides  ou 
des  gaz  dans  le  cœur  droit  par  la  veine  jugulaire. 

112.  Les  liquides  et  les  gaz  ne  sont  pas  seuls  employés  dans  ces 
sortes  d’expériences.  Pour  oblitérer  des  vaisseaux  et  produire  artifi- 
ciellement le  phénomène  de  l’embolie  on  a injecté  des  substances 
solides  qui  étaient  entraînées  par  la  circulation.  Flourens,  Cruveil- 
hier,  Prévost  et  Cotard  ont  employé  dans  ce  but  le  lycopode,  le 
mercure  et  les  graines  de  tabac.  Ces  corps  solides,  le  mercure  ex- 
cepté, sont  mêlés  à de  l’eau  et  aspirés  avec  une  seringue.  .\u  mo- 
ment de  l'injection,  on  doit  avoir  soin  d’agiter  violemment  cet  in- 
strument pour  mettre  en  suspension  les  corps  solides  qui,  sans  cette 
précaution,  iraient  au  fond  engorger  la  canule  s'ils  sont  plus  lourds 
que  l’eau,  ou  resteraient  prés  du  piston  s’ils  sont  plus  légers.  Les 
canules  devront  être  aussi  grandes  qu’il  est  possible,  pour  éviter  l’ob- 
struction ; elles  seront  placées  avec  les  précautions  ordinaires  dans 
les  veines,  pour  déterminer  les  embolies  des  vaisseaux  pulmonaires, 
dans  le  bout  périphérique  des  artères,  pour  oblitérer  les  artérioles 
ou  les  r.apillaires  du  cerveau,  de  la  rate,  etc. 

11 3.  Dans  toutes  ces  expériences  sur  l’animal  vivant  on  pourra 
employer  les  canules  ordinaires  en  cuivre,  mais  on  trouve  des  ca- 
nules en  verre,  à extrémité  renflée,  qui  rendent  de  grands  services, 
lorsqu’on  cherche  à éviter  la  coagulation  du  sang;' ce  qui  est  im- 
portant quand  l’injection  doit  se  répéter  plusieurs  fois  sur  le  même 
vaisseau,  mais  surtout  lorsqu’on  veut  prendre  la  tension  du  sang, 
dans  les  veines  ou  les  artères.  En  ce  cas,  outre  la  préc.aution  ordi- 
naire de  remplir  d’une  solution  alcaline  la  canule  et  le  tube  qui  la 
fixe  au  manomètre,  il  peut  être  avantageux,  principalement  pour  les 
chiens  dont  le  sang  se  coagule  très-vite,  de  soumettre  les  animaux  à 
un  régime  alcalin  deux  ou  trois  jours  avant  l’expérience. 

1 1 4.  Les  physiologistes  ont  aussi  quelquefois  à Taire  des  injec- 
tions dans  la  trachée;  pour  cela  on  emploie  une  seringue  munie 


Digitized  by  Google 


87 


SECTIONS  rtlTSIOLOGlOrES. 

d’une  canule  piquante  un  peu  jjrosse,  ou  ponctionne  d’un  seul  coup 
et  un  peu  oblicpiemcnt  les  téguments  et  la  trachée  maintenue  im- 
mobile entre  deux  doigts. 

Quant  aux  injections  dans  les  conduits  glandulaires,  dans  les  ca- 
vités splanchniques,  dans  l’épaisseur  des  tissus  des  animaux  vivants, 
elles  n'offrent  rien  de  particulier  à noter  pow  la  manœuvre  opéra- 
toire. 
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SECONDE  PARTIE 

DES  MICROSCOPES  ET  DE  LEUR  EMPEOl 


PHËLIHINAIRES 

H5.  h'une  manière  générale,  on  donne  le  nom  de  microtcope  à 
tout  instrument  qui,  interposé  entre  l'œil  et  les  objets  rapprochés, 
a la  propriété  do  les  faire  paraître  plus  gros  qu'ils  ne  sont,  c'est-à- 
dire  d'en  faire  peindre  sur  la  rétine  une  image  qui,  reportée  sur  un 
plan  extérieur  à l'œil  mec  une  grondeur  égale  à celle  de  l’image 
dont  nous  avons  la  perception,  couvre  une  surface  plus  considé- 
rable que  celle  qui  est  recouverte  par  l'objet  lui-même. 

Cet  accroissement  des  dimensions  dans  l'image  de  l’objet  s’ap- 
pelle le  pouvoir  amplifiant,  yrossissant,  ou  simplement  le  grotsinse- 
menl  du  microscope.  Il  peut  s’élever  depuis  une  fraction  insigni- 
fiante jusqu'à  1800  ou  2000  diamètres  réels. 

On  divise  les  microscopes  en  microscope»  simples,  ou  loupes,  qui 
ne  renversent  pas  l’image  des  objets,  et  en  microscopes  composés, 
ou  microscopes  proprement  dits,  qui  renversent  l'image.  Les  uns  et 
les  autres  peuvent  être  disposés  mécaniquement,  soit  pour  l’oftscr- 
vation  d’un  objet  préparé  d’avance  sur  lequel  il  est-  impossible 
d'opérer  autrement  que  par  les  réactifs  chimiques,  soit  pour  la 
dissection.  D'après  cela,  on  a dans  chaque  espèce  deux  variétés  : 
microscopes  et  loupe.»  à dissection,  et  microscopes  et  loupes  à obser- 
vation. On  peut  aussi  disposer  les  premiers  de  manière  à permettre 
de  suivre  les  réactions  des  agents  chimiques  : ce  sont  les  micro- 
scopes chimiques.  Nous  verrons  du  reste  plus  loin  qu’on  en  compte 
un  grand  nombre  de  variétés,  différemment  nommées  d'après  le 
but  que  l'on  se  propose  d'atteind'e  en  les  construisant,  l'emploi 
auquel  ils  sont  destinés,  la  nature  de  la  lumière  qu'on  peut  utili- 
ser pour  éclairer  l'objel,  etc. 
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1 16.  L’invention  du  microscope  composé  remonte  à l'année  15U0. 
C'est  aux  Hollandais  Hans  et  Zacharias  .lanssen,  le  |>ére  cl  le  fils, 
qu’en  revient  l'Iîonneur.  Janssen  en  offrit  un  à l'arcliiduc  Charles- 
Albert  d'Autriche,  lequel  en  fil  présenta  Cornélius  Drcbbcl,  alchi- 
miste hollandais,  astronome  de  Jacques  l'',  mort  en  1064.  Drebbel 
emporta  l’instrument  en  Angleterre,  le  montra  à liorelli  et  à plu- 
sieurs savants,  construisit  des  microscopes  à Londres  on  l’an- 
née 16‘21,  en  se  faisant  passer  pour  leur  inventeur,  ce  dont  la 
croyance  dura  longtemps. 

Le  Napolitain  François  Fontana  fut  le  premier,  en  1646,  qui 
décrivit  l'instrument  dans  scs  Nouvelles  observations  terrestres  et 
célestes.  Il  prétendit  aussi  l’avoir  découvert  en  1618,  un  an  avant 
que  Cornélius  Urcbbel  l'eût  importé  en  Angleterre. 

Quelques  auteurs  disent  que  ce  fut  vers  celte  époque  aussi  que 
cet  instrument  reçut  de  Demisiano  le  nom  de  microscope,  et  que 
c'est  à celui-ci  également  qu'est  dû  le  nom  de  télescope.  Kirscher 
(/Irs  maipia  lucùi  et  umbrœ.  1646)  l'appelle  conspicilium  smicro- 
scopium  cl  microscopium  parastaticum.  Il  a aussi  été  apppelé  En- 
gyoscopium  (Borellus,  1655,  et  Zahn,  168.5). 

Parmi  les  premiers  microsrt)p:’S  composés,  on  cite  ceux  de 
Hooke  (1656),  d'Eustachio  Divini  (1608),  de  François  Griendelius 
(1687),  et  de  Philippe  lionani  (1688). 

Le  microscope  de  Hooke  avait  5 pouces  de  diamètre,  7 de 
longueur,  et  pouvait  s’allonger  au  moyen  de  quatre  tubes  eiigaines  ; 
un  petit  objectif,  un  verre  de  champ  et  un  puissant  oculaire  for- 
maient la  partie  optique. 

hr  microscope  d'Eustachio  Divini  était  composé  d’un  objectif, 
d'un  verre  de  champ,  et  d’un  oculaire  formé  de  deux  lentilles  qui 
se  touchaient  par  le  centre  de  leur  courbure.  Fermé,  ce  microscope 
avait  16  pouces  de  long,  et  ses  grossissements  variaient,  au 
moyen  des  tirages,  depuis  41  jusqu’A  143  fois. 

L’instruinent  de  Uonani  était  composé  de  trois  verres,  un  ocu- 
laire, un  verre  do  champ  et  un  objectif.  L’instrument  était  placé 
horizontalement , et  la  platine  portait  un  petit  tube  garni  d’une 
lentille  convexe  à chaque  extrémité,  destinée  à condenser  la  lumière 
sur  l’objet.  Une  lampe  accompagnait  l’appareil,  mis  en  mouvement 
au  moyen  d’une  crémaillère. 

117.  Le  plan  de  cet  ouvrage  ne  comporte  pas  l’élude  historique 
de  l’invention  des  diverses  formes  de  microscopes,  de  celle  des 
parties  optiques  et  mécaniques,  fondamentales  ou  accessoires,  qui 
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enlrent  dans  sa  ronstruclion  ou  sont  nécessaires  à son  emploi.  Les 
personnes  qui  voudraient  acquérir  des  connaissances  complètes  à 
cet  èfiard,  et  éfralenient  sur  tous  les  sujets  concernant  la  théorie  et 
la  pratique  de  ces  instruments,  devront  recourir  au  remarquable 
traité  du  Microscope  du  savant  professeur  llarting,  d’L’trecht  *. 

Pendant  la  rédaction  de  cette  seconde  partie  de  ce  volume,  j’ai 
souvent  eu  recours  A l’obligeance  de  MM.  Nacbet  et  fds  pour  l’exé- 
cution de  nouveaux  appareils  et  pour  la  vérification  expérimentale 
de  plusieurs  données  physiques.  Je  ne  parle  pas  ici  de  leur  habi- 
leté bien  connue  de  tous  -les  savants  comme  constructeurs  de 
microscopes.  L’étendqe  et  la  précision  des  connaissances  scientifi- 
ques de  M.  Alfred  .Nachet,  en  ce  qui  louche  toutes  les  parties  de 
l'optique  et  l'état  actuel  des  applications  divetses  qu’on  en  a fait 
en  France  et  A l’étranger,  m’ont  conduit  hieii  des  fois  A le  consulter 
avec  fruit  sur  les  questions  de  ce  genre. 

U 8.  La  seconde  partie  de  cet  ouvrage  sera  divisée  en  plusieurs 
sections  consacrées,  la  première  A l'étude  des  loupes  ou  microsco- 
pes simples,  et  à celle  des  microscopes  composés  ou  proprement 
dits.  Dans  les  autres  sections,  seront  décrits  les  instniments  acces- 
soires nécessaires  A l’emploi  du  nlicroscope,  les  agents  physiques 
et  chimiques  indispensables  pour  l'examen  et  l'exécution  des  pré- 
parations microscopiques,  la  manière  de  faire  et  d’observer  celles-ci, 
puis  enfin  les  règles  à suivre  pour  appliquer  le  microscope  A l’ana- 
tomie, lu  physiologie,  la  médecine,  l’histoire  naturelle  des  plantes, 
des  animaux,  etc. 


PREMIERE  SECTION 

DESCRIPTION  DES  MICROSCOPES  SIMPLES  ET  COMPOSÉS 


CHAPITRE  PREMIER 

De  la  réfraction  tâ  de  la  diaperalon  de  la  Imnlère  par  tea  priants. 

H 9.  Avant  de  décrire  les  loupes  et  les  microscopes  en  tant  qu’in- 
stniments,  il  est  de  toute  nécessité  de  rappeler  en  quelques  mots 
les  phénomènes  que  présentent  les  rayons  lumineux  en  passant  d’un 

^ ilei  Mikroxfioft.  rirocht,  in-8.  Das  Mikrotkop.  Rraunsebweig.  18C7, 

3 vol.  in-8.  2*  ôrl. 
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milieu  dans  un  antre  et  en  traversant  tel  ou  tel  de  ces  milieux  ; car 
la  description  de  ces  instruments  oldige  de  recourir  incessamment 
il  cet  ordre  de  notions  physiques. 

■|.e  seul  cas  que.  nous  ayons  hesoin  de  bien  faire  saisir  ici  est 
celui  dans  lequel  un  rayon  de  lumière  passe  obliqtiemenl  d'un 
milieu  transparent  dans  un  autre  milieu  de  nature  différente.  Ce 
rayon  est  alors  dévié  de  sa 'direction  première.  Ce  phénomène  de  la 
déviation  est  connu  sous  le  nom  de  réfraction.  Nous  nous  occupe- 
rons plus  loin  d'un  autre -phénomène  qui  accompagne  toujours 
r.elni-ci  et  qui  est  connu  sous  le  nom  de  dispersion. 

120.  On  sait  que,  si  un  fait  entrer  oliliqucmeiit  un  rayon  solaire 
dans  une  chambre  obscure,  dans  laquelle  on  a disposé  une  cuve 
pleine  d’eau  un  peu  opalisèc,  de  manière  que  le  rayon  pénètre  dans 
l'eau  par  la  surface  supérieure  (flg.  19, S.  B),  on  aperçoit  distincte* 
ment  l'inflexion  (B  A) 
produite  bnisquement 
à l'entrée  (B).  — Ce 
rayon  lumineux  se  rap- 
proche un  peu  de  la 
perpendiculaire  (CD) 

A la  surface;  si  le 
fond  de  la  cuve  est  en 
verre,  le  rayon  conti- 
nuera sa  marche  en  se 
relevant  et  en  repre- 
nant une  direction  (Al.) 
parallèle  à celle  qu'il 
avait  avant  d'èire  im- 
mergé. Il  s'écartera  cette  fois  de  la  perpendiculaire  (1  F)  à la 
face  d'émergence. 

Ce  fait  démontre  que  ces  deux  milieux  sont  de  force  réfringente 
différente  ; — le  plusjéfringent  est  celui  dans  lequel  l'angle  formé  avec 
la  perpendiculaire  est  plus  petit  que  Vangle  d'incidence  produit  par 
le  rayon  (S)  et  la  surface  (B).  Ainsi  l'eau  étant  plus  réfringente  que 
l'air,  l'angle  ABC  sera  plus  petit  que  S B D ; au  contraire,  à la 
\ sortie,  l'air  étant  moins  réfringent  que  l'eau,  le  rayon  s'éloignera 

de  la  perpendiculaire  et  l'angle  L A F sera  plus  grand  que  son 
opposé  BAI. 

La  connaissance  des  lois  de  la  réfraction  sert  A expliquer  diffé- 
rents phénomènes  qu'il  importe  beaucoup  au  micrographe  de  con- 
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naître  et  d'avoir  toujours  présenls  à l'esprit.  La  petite  lame  niinec 
rpii  recouvre  un  objet  microscopique,  par  exemple,  se  comporte 
pour  les  rayons  émanants  de  l’objet  comme  le  rayon  dans  la  cuve 
d'eau,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard.  Le  transport  des 
images,  si  important  à connaiire  pour  la  correction  des  images  pro- 
duites par  un  objectif,  est  un  phénomène  de  réfraction.  On  sait,  du 
re.ste,  que  c’est  à cela  qu’est  dû  ce  fait  qu’une  baguette  plongée 
dans  l’eau  parait  brisée  la  surface  A (fig.  20);  l’extrémité  plongeant 
dans  l’eau  paraîtra  relevée  (A  M).  L’expérience  est  frappante  surtout 
avec  une  pièce  d’argent  placée  au  fond  de  l’eau;  l’a'il  voit  en  M' 

sur  le  prolongement  du 
faisceau  A M' la  pièce  qui, 
placée  en  M,  a produit  sou 
image  par  suite  de  la  ré- 
fraction dans  la  direction 
A M.  Les  conditions  qui 
permettent  de  porter  un 
jugement  sur  le  lieu  où  se 
trouve  l’objet , n’exislenl 
pour  l’œil  que  sur  le  trajet 
et  à la  rencontre  extérieure 
AA'  des  faisceaux  qui  ont  produit  l’image  de  cet  objet  sur  la 
rétine.  Il  y a b\  déplacement  et  élévation;  c’est  ainsi  qu'on 
voit  toujours  le  fond  d'un  lac  ou  d’une  rivière  beaucoup  moins 
profondément  représenté  qu’il  n’est  situé  réellement  (environ  les  5/i 
de  la  profondeur).  Ijc  pliénoménc  a une  telle  intensité  que  les  objets 
paraitront  dans  l’eau  un  peu  plus  petits  que 
nature  quand  l’œil  est  placé  perpendiculaire- 
ment au-dessus  de  la  surface  du  liquide  ; l’œil 
ne  recevant  cependant  que  des  rayons  ayant 
pour  obliquité  l’angle  formé  par  les  deux 
pinceaux  extrêmes  rasant  les  bords  de  la  pu- 
pille et  se  rencontrant  sur  l'objet,  ils  suffisent 
pour  rendre  manifeste  l’influence  de  la  réfrac- 
tion (fig.  21  );  les  rayons  provenant  de  l’objet  A 
produisent  une  image  en  A'  par  suite  de  leur 
inflexion  en  A A'.  Ces  remarques  sur  le  trans- 
port de  l’image  s’appliquent  directement  au  microscope;  l’objet  A 
est  ici  l’objet  à examiner  ; la  lame  de  verre  mince  ou  couvre-objot 
remplace  la  couche  d’eau,  et  l’oeil  est  lui-même  remplacé  par 
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l'objectir,  qui  admet  des  rayons  d'une  obliquité  souvent  extrême. 
Nous  verrons  plus  loin  de  quelle  importance  est  en  micrographie 
l'élude  de  cette  réfraction  des  rayons  obli(|ues. 

121.  Actuellement,  nous  allons  examiner,  afin  d'arriver  à 
d'autres  applications , quelle  forme  a une  image  vue  au  travers 
d'un  milieu  transparent. 

Kn  examinant  la  figure  22,  on  conçoit  que  la  déviation  produite 
est  d'autant  plus  considérable,  que  l'obliquité  du  rayon  sera  plus 
grande  ; le  rayon  qui  tombe  perpendiculairement  ne  subit  aucune 


Fig.  «. 


rélraction;  les  rayons  voisins  sont  faiblement  déviés , et  à mesure 
(|u'on  s'éloigne  de  la  perpendiculaire,  la  flexion  devient  plus  grande, 
jiis(|u'ù  ce  qu'enrin  le  rayon  n'entre  plus  dans  l'air;  c'est  à ce  point 
que  commence  ce  qu'on  a appelé  la  réflexion  totale  dont  nous 
n'avons  pas  à nous  occuper  maintenant. 

Soit  A D C un  objet  situé  dans  un  milieu  transparent.  L'eau,  par 
exemple,  en  contact  avec  l'air  par  la  surface  K E,  dans  la  figure  22 
empruntée  A rylt/av  d’optique  descripHve  de  Engel  et  Schellbacb. 
(Rerlin,  in-fol.  1858.  Les  fig.  25  et  20  en  sont  également  tirées.) 

Tous  les  rayons  émanants  de  A sont  brisés  A leur  rencontre  avec 
l'air  d'autant  plus  fortement,  qu'ils  sont  plus  éloignés  de  la  per- 
pendiculaire ; ainsi  le  rayon  A II  sort  normalement , tandis  que 
le  rayon  A K est  considérablement  innécbi , et  si  on  prolonge  de 
nouveau  dans  l'eau  la  direction  nouvelle  qu'a  prise  ce  rayon,  il 
viendra  rencontrer  la  perpendiculaiie  en  un  point  U.  Cet  angle 
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R 0 11  i i'iiréscnte  l’angle  de  réfraelion.  — Tous  les  rayons  prolongés 
r.onime  celui-ci  produiront,  par  leur  interseclion  deux  à deux,  une 
courbe  très-élégante,  connue  en  optique  sous  le  nom  de  caiixtique, 
et  se  terminant  en  pointe  en  A';  — A'  étant  la  position  nouvelle  du 
point  A relevé  par  le  transport  de  1/1  de  Lu  profondeur  A II  dans 
l'eau  et  de  1/5  dans  le  verre. 

Examinons  maintenant  à quel  endroit  un  oeil  placé  en  L sur  le 
piülongement  de  K M vérrait  le  point  A.  Cet  oeil  recouvre  un 
faisceau  conique  de  rayons  très-rapprochés  les  uns  des  autres, 
dont  le  sommet  est  on  M sur  la  tangente  A la  caustique  ; c'est 
donc  toujours  sur  cette  courbe  (pie  l'œil  verra  le  point  A place 
au-dessus  de  11  ; il  le  verrait  en  A',  et,  A nu'sure  qu’il  s’éloigne 


Fig.  23. 


vers  L,  ce  point  remonte  sur  la  brandie  de  la  caustique  D M A'. 
Si  on  construit  une  caustique  pour  chaque  point  de  la  flèche  A liC, 
celte  flèche  rectiligne  paraîtra  A l’œil  L comme  une  ligne  courbé 
SINU  (lig.  23). 

la:  point  A étant  vu  en  M,  le  point  B qui  a produit  le  rayon  BP  I. 
transporte  son  image  en  N où  le  rayon  L P N louche  la  caustique, 
enfin  le  point  C paraîtra  A l’œil  en  U où  le  rayon  C Q réfracté  vers 
Q L touche  la  caustique  du  point  C.  — La  figure  inontre  successive' 
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ment  les  foriues  que,  suivant  ses  positions,  prend  l’objet  ABC  ob- 
servé de  différents  points  de  l'espace. 

122.  Du  foyer  de»  lenlilles.  De  ces  remarques  sur  la  réfraction, 
nous  pouvons  déduire  quelques  faits  concernant  la  réfraction  dans 
une  lentille.  Nous  avons  vu  qu'un  rayon  de  lumière  entrant  dans 
un  milieu  plus  réfringent  que  l’air  se  rapproche  de  la  normale  à 
la  surface.  Supposons  un  corps  prismatique  (fig.  2i)  en  verre 
A B C D K F recevant  des  rayons 
lumineux  L L'.  Ces  rayons  s’in- 
llécbiront  pour  se  rapprocher 
delà  normale  11'.  Arrivés  a 
la  face  A F et  D F],  ils  seront 
brisés  de  nouveau  et  conti- 
nueront leurs  routes  en  s’é- 
cartant de  la  normale  à ces 
faces  et  par  conséquent  en  se 
rapprochant  Fun  de  l’autre, 
et  ils  iront  se  confondre  en 
F.  Maintenant  nous  pouvons, 
avec  les  géomètres,  nous  représenter  une  lentille  limitée  par  de.s 
portions  de  sphère  comme  formée  d’un  polygone  d’un  noml)ie 
infini  de  côtés  ou  surfaces,  qui  joueront  chacun  le  rôle  des  faces 
AB,  CD,  etc.,  et  par  conséquent  réunissant  toutes  en  un  point 
unique  les  rayons  qu’elles  ont  reçues;  — ce  point  s’appelle  le 
foyer. 

Un  foyer  est,  soit  réel,  soit  imaginaire  ou  virtuel.  — Un  foyer 
réel  est  le  point  par  lequel 
passent  réellement  les  rayons 
réunis  par  une  lentille.  — 

Un  foyer  imayinaire,  ou  vir- 
tuel est  le  point  par  lequel 
\m»seraienl  tous  les  rayons 
si  on  prolongeait  la  direction 
qui  leur  est  imprimée  par  une 
lentille.  Soit  par  exemple, 
une  lentille  concave  (fig.  25). 

Les  rayons  AA'  venant  de  l’infini  sont  rendus  divergents  en  BB'; 
si  on  prolonge  virtuellement  ces  rayons  dans  la  direction  B'^e,  etc., 
leur  rencontre  avec  l’axe  de  la  lentille  détermine  le  foyer  F. 

123,  Aberration  de  sphéricité.  Examinons  maintenant  plus  atten- 


Fig.  ti. 
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tivement  ce  qui  so  passe  dans  une  lentille.  Premièrement,  les 
rayons  rencontrant  la  surface  de  la  lentille  étant  déviés  proportion- 
nellement à l'inclinaison  dos  normales,  les  rayons  centraux  se 
réuniront  plus  loin  que  ceux  des  bords,  de  sorte  que,  au  lieu 
de  se  réunir  en  un  point  unique,  ils  forincront  une  série  dt; 
foyers  placés  les  uns  derrière  les  autres,  les  plus  rapprochés  cor- 
respondant ù la  zone  des  rayons  marginaux.  C'est  ce  qu’on  a 
ai>pelé  Vaberration  de  sphéricité.  Deuxièmement,  ce  rayon  L,  que 
nous  faisons  entrer  dans  la  lentille  élémentaire  (fig.  2i),  ne 
sort  pas  tel  qu'il  est  entré,  en  vertu  d'une  force  propic  a tous  les 
milieux  transparents,  qu'on  a appelée  pouvoir  dispertif.  Il  sort 
do  la  face  A F,  élargi  et  décomposé.  Si  on  recevait  sur  un  écran 
ce  rayon  seul,  on  le  verrait  se  peindre  en  une  bande  oblonguc 
conlenant  les  sept  teintes  connues  en  physique  sous  le  nom  de 
spectre  solaire.  Dans  celui-ci,  le  violet  est  le  plus  rapproché  de 
l'axe,  autrement  le  plus  réfrangiblo,  et  le  rouge,  le  plus  élevé,  et 
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■ p.nr  conséquent  il  rencontre  l'axe  ])liis  loin.  Dans  une  lentille  ordi- 
naire, chacun  des  rayons  se  trouve  donc  élargi  en  mémo  temps 
que  dévié.  Dans  la  figure  2(i  ou  voit  les  rayons  extrêmes  Dr,  E» 
former  une  nappe  violette  intérieure  enveloppée  par  la  nappe  rouge 
formée  par  les  rayons  D r,  E r.  — Chaque  faisceau  tombant  sur  la 
surface,  produit  ainsi  deux  caustiques,  s'emboitant  et  se  recou- 
vrant. Entre  les  lignes  F G,  F'  G',  tous  les  rayons  fournis  par  la 
lentille  formeront  ce  qu’on  a appellé  le  cercle  de  moindre  déviation. 


DigitizwJ  by  Googl( 


ACUROXATiSlE  DES  LENTILLES. 


97 


C’est  le  ]X)inl  incolore  des  foyers.  Au  delà,  un  écran  placé  entre.) 
K et  R donnera  un  cercle  plus  petit,  plus  lumineux,  mais  entoure  , 
d'un  grand  cercle  faiblement  éclairé  et  bordé  de  bleu.  Les  points., 
V et  R indiquant  les  deux  loyers  violets  et  rouges  extrêmes,  si  on 
couvre  le  centre  de  cette  lentille  par  un  disque  de  carton  laissant 
libre  un  anneau  marginal,  une  image  distincte,  mais  faible  et 
colorée,  de  l'objet  sera  produite  en  F G...  le  rouge  étant  en  dehors. 
Si  on  diminue  le  diamètre  de  l'écran  central  et  si  on  couvre  par  un 
anneau  de  carton  les  bords  de  la  lentille,  on  obtiendra  une  nouvelle 
image  située  entre  F'  G'  et  Y,  formée  cette  fois  à une  distance  plus 
grande  et  gardant  ses  couleurs  dans  le  même  ordre.  Enfin,  si  on  aug- 
mente la  largeur  de  I anneau  couvrant  les  bords  et  qu’on  enlève  le 
ilisi)ue  central,  on  aura  une  image  entre  V et  R située  encore  plus  loin. 

Il  résulte  do  cet  examen  que  les  portions  centrales  d'une  lentille  pro- 
duiront des  images  assez  rapprochées  et  assez  peu  dissemblables  les 
unes  des  autres  pour  donner  une  représentation  fidèle  de  l'olijet,  mais 
qu'il  n'en  est  pas  de  même  des  bords  qui  produiront  des  images 
très-confuses  sans  réunion  possible  avec  celles  du  centre  (c’est  là  ce 
qui  caractérise  ce  qu’on  nomme  aberration  de  sphéricité)  et  malheu- 
reusement la  réunion  des  images  des  bords  à celles  du  milieu  est 
Indispensable  pour  obtenir  des  images  vigoureuses. 

On  a indiqué  plusieurs  combinaisons  pour  corriger  l'aberration 
de  sphéricité  ; nous  ne  nous  y arrêterons  pas  ici.  La  lentille  théori- 
quement représentée  par  la  ligure  27  est  construite  dans  les  meil- 
leures conditions  pour  diminuer  autant  que  possible  cette  aberration, 
quant  aux  rayons  sensiblement  parallèles.  Le  rapport  des  deux  rayons 
de  courbure  est  environ  de  1 : 6,  la  surface  de  courbure  la  plus  foile 
recevant  les  rayons  jiaralléles. 

12i.  Achromatisme.  — .Nous  venons  de  voir  la  dispersion  chro- 
matique des  rayons  dans  une  lentille  accompagner  toujours  l’aber- 
ration de  sphéricité.  Voyons  maintenant  comment  on  a pu  réunir 
tous  les  rayons  colorés  en  un  même  point  et  produire  une  image 
sensiblement  incolore  ou  achromatique. 

Les  verres  employés  en  optique  sont  très-différents  les  uns  des 
autres.  Les  uns  sont  appelés  crown-plass  ' ils  dispersent  peu  les 
rayons  lumineux.  Les  autres,  appelés  jUnt-ylass*,  dans  lesquels  entre 

' Verre,  blanc,  verre  Je  couronne,  composé  de  1 atome  de  quadnsilicalc  de 
potasse  et  I atome  de  quadrisilicatc  de  chaux. 

* Verre  de  caillou,  composé  de  3 atomes  de  quadrisilicate  de  plomb  et  i atomes 
de  quadrisilicate  de  potasse. 

C.  Robi.x.  — Microscope.  7 
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une  assez  forte  proportion  d’oxyde  de  plomb,  séparent  au  con- 
traire considérablement  les  rayons  colorés  et  ont  un  pouvoir 
réfringent  ou  de  convergence  beaucoup  plus  considérable  Pour 
tirer  de  l'inégal  pouvoir  dispersif  de  deux  matières  le  moyen  de 
produire  des  images  incolores,  il  n’y  avait  qu'à  associer  à une  len- 
tille convergente  peu  dispersive  en  crown-glass,  une  lentille  diver- 
gente plus  faible,  en  (lint-glass,  mais  plus  fortement  dis|>ersive  à 
l’égard  des  couleurs.  Grâce  à celte  compensation,  la  convergence 
devient  plus  faible,  le  foyer  est  reporté  plus  loin,  mais  les  rayons 
colorés  sont  ramenés  en  un  seul  point  (fig.  28). 

Soit  un  objet  0,0  (fig.  28),  placé  devant  une  lentille  rAjnvexeen 


l'ig.  48. 


crown-glass  B,  et  soit  Y le  lieu  de  l’image  violette  et  R le  lieu  de 
l’image  rouge,  la  dispei-sion  étant  consêquenunent  indiquée  par  la 
distance  VR.  Maintenant,  plaçons  une  lentille  concave  A sur  le 
trajet  des  rayons;  celle  lentille  aura  pour  effet  de  diminuer  la  con- 


y 


' Supposons  deux  lentilles  biconvexes  de  mêmes  rayons,  6 courbure  de  même 

grandeur,  et  partant  de  môme 
épaisseur.  I,a  lentille  A , en 
cronn-glass,  donnera  d'un  liout 
00  deux  foyers  violets  et  rouges 
V et  II.  La  lentille  II,  en  flint- 
glan»,  le  plus  rérringent  et  le 
plus  dispersif  des  deux  verres, 
donnera  de  l'objet  0 deux  foyer 
V'  et  K'  plus  rapprochés  de  la 
lentille,  mais  plus  séparés  l’un 
de  l'autre.  Le  pouvoir  dispersif 
de  d<'ux  matières  transparentes 
peut  donc  être  évalué  par  les 
dispersions  différentes  produites 
dans  deux  lentilles  de  inéine 
courbure  tailU'cs  dans  ces  ina- 
tig.  *7.  lières. 
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vprgence  des  rayons  et  de  rejeter  à la  fois  les  rayons  violets  et  rouge.s  à 
une  plus  grande  distance;  niais  l'effet  sera  plus  considérable  sur  les 
rayons  violets  qui  sont  les  plus  réfrangibles.  Supposons  actuellement 
que  la  lentille  .K  soit  taillée  en  ilint-glass  d'une  réfringence  telle,  qu’A 
une  certaine  distance,  A V',  par  exemple,  la  dispersion  qu'elle  pro- 
duira soit  égale  à R V.  11  est  évident  que  les  images  extrêmes  rouges 
et  violettes  de  l’objet  seront  affectées  également  et  dans  des  direc- 
tions contraires  par  les  deux  lentilles.  La  lentille  A relèvera  les 
rayons  violets  V produits  par  B jusqu'à  V',  et  les  rayons  rouges 
élant  moins  réfrangibles  se  trouveront  portés  moins  loin  et  viendront 
se  réunir  aussi  en  V'.  Les  foyers  colorés  intermédiaires  seront  sen- 
siblement réunis  également  au  même  po'nt. 

Mentionnons  toutefois  ici  que  cette  coïncidence  absolue  de  tous 
les  rayons  du  spectre  en  un  seul  point  est  impossible  matliéniati- 
quenient  dans  une  lentille,  par  suite  du  manque  d'égalité  entre  Jes 
différenlcs  parties  des  spectres  produits  par  des  substances  réfrin- 
gentes très-différentes.  11  faut  avoir  recours  à la  multiplication  des 
lentilles  permettant  des  compensations  de  couleurs  afin  do  corriger 
ce  qui  pourrait  rester  d'imparfait  dans  racliromatismc  (spectre  se- 
condaire et  tertiaire  des  physiciens) . Nous  verrons  employer  celte 
méthode  dans  la  construction  dos  objectifs  du  microscope. 

De  l'introduction  de  l’achromatisme  dans  l’exécution  des  objec- 
tifs du  microscope  est  sorti  l'immense  dévelo[>pemcnt  des  applica- 
tions de  cet  instrument.  Notons  aussi  ce  fait,  que  l’achromatisme 
modifie  l’aberration  de  sphéricité  qui  se  trouve  diminuée  d’une  no- 
table quantité  ; on  devra  recourir  aux  traités  de  physique  pour 
étudier  en  détail  ces  faits  passés  à l’état  d’axiome. 

125.  De  la  déformalion  des  images.  — Une  troisième  espèce  d'aber- 
ration existe  encore  dans  tout  système  de  lentille.  C’est  la  défomia- 
tion  des  images.  Un  système  de  lentilles  peut  être  corrigé  complète- 
ment au  point  de  vue  des  aberrations  de  splièricité  et  de  réfrangibilité, 
et  donner  encore  des  images  déformées.  Ce  phénomène  est  surtout 
trés-frappant  dans  les  loupes.  La  ligure  des  caustiques  produisant 
celte  aberration  est  trop  compliquée  pour  pouvoir  être  reproduite 
ici.  Mais,  dans  la  ligure  ÔU,  nous  voyons  les  difféi'entes  modifica- 
tions de  la  forme  des  images  données  par  une  lentille. 

Ijuaiid  l'image  produite  par  une  lentille  est  plus  petite  que  l'ob- 
jet, la  forme  de  cette  image  est  sensiblement  celle  de  l’objet.  Mais 
quand  l'image  est  considérablement  amplifiée,  cette  forme  diffère 
quelquefois  notablement  de  celle  de  l’objet.  Soit  pour  uu^  len- 
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lille  LL  un  objet  plan  00.  L'image  produite  sera  concave  en  II. 
La  lentille  L'L'  donnera  une  image  II  encore  plus  concave  si  l objcl 

00  est  convexe,  et  enfin  un 
objet  concave  0"0"  ira  for- 
mer son  image  en  l''!*.  On 
voit  que  si  on  reçoit  sur  un 
écran  plan  l’image  ampli- 
fiée d’un  objet,  celle  qui  sera 
formée  par  un  objet  concave 
scia  seule  bien  définie  en 
Ions  ses  points.  On  voit,  au 
contraire,  que,  pour  les  deux 
autres  cas,  l’image  ne  sera 
pas  dislinclc  en  tous  ses 
points  sur  l’écran,  quoique, 
eu  le  déplaçant  par  rapport 
a la  lentille,  on  puisse  ob- 
tenir avec  netteté , succes- 
sivement, les  bords  et  le 
centre  de  l’image. 

1 2fi . Application , à t' emploi 
lies  lent  illes  considérées  comme 
loupes,  des  considérations  pré- 
cédemment e.iposées.  — Dé- 
formation symétrique  des  objets  rus  au  travers  des  loupes.  — Les  cau- 
stiques produites  par  les  dilTérents  points  d’un  objet  relractés  au  tra- 
vers d'une  lentille,  sont  tellement  complexes,  qu  il  est  impossible  de 
les  analyser  ici.  La  discussion  géométrique  montre,  dans  la  figure  ôü, 
qu’un  objet  plan  placé  devant  une  lentille  DE  ne  permettra  qu  une 
seule  position  à l’u'il  en  A pour  produire  la  sensation  d une  surface 
à peu  prés  rectiligne  en  AB  (elle  ne  l'est  jamais  complètement;  la 
gravure  l’a  représentée  ici  droite  par  erreur).  Dans  les  deux  autres 
positions  des  yeux  A"  et  A'",  ceux-ci  auront  la  sensation  des  images 
A"B"  A'"B'"  violemment  déformées.  Disons  de  suite  que  cet  effet  est 
surtout  propre  à une  lentille  simple  biconvexe,  à courbures  égales, 
la  plus  mauvaise  de  toutes  les  loupes.  La  figure  51  indique  les 
diverses  apparences  que  prendront  les  objets  de  formes  differentes. 
Un  objet  plan  AB,  donnera  une  image  convexe.  Un  objet  faible,- 
nient  concave  aura  pour  image  virtuelle  une  surface  plane,  et  s’il 
est  foftement  concave,  l’image  sera  aussi  concave  quoique  faible- 
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ment  coiirbl'o.  Enfin  un  objet  convexe  fournira  une  image  convexe 


Fig.  30. 


moins  courbée  toutefois  que  l'objet  lui-méme.  Si  l’œil  éprouve 
heureusement  quel- 
que difficultéâ  aper- 
cevoir des  défor- 
mations aussi  consi- 
dérables que  l'ana- 
lysegéométrique  les 
montre,  cela  tient  à 
ce  que  les  opticiens 
ont  cherché  à corri- 
ger l'aberration  de 
sphéricité  par  le  dé- 
doublement des  ver- 
res qu'on  a fait  tan- 
tôt plan  - convexes , 
tantôt  concavo-con- 
vexes,  en  les  asso- 
ciant, ce  qui  a en  même  temps  donné  des  images  plus  aplanati- 
ques,  et  que,  d'un  autre  cété,  les  objets  examinés  sont  assez  petits 
par  rapport  à la  largeur  du  faisceau  admis  par  la  loupe. 

129.  Re/Iexions produites  ]>ar  leit  surfaces  des  lentilles. — Les  rayons 


Fig.  51. 


qui  entrent  dans  une  lentille  subissent  au  moment  où  ils  frappent 
la  surface  une  perte  de  lumière  assez  considérable.  Une  partie  de 
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ces  rayons  est  réfléchie,  el  retourne  dans  la  direction  incidente,  si  la 
surface  tÿt  plane  et  perpendiculaire  à ces  rayons,  ou  bien  elle  suit 
les  lois  de  la  réflexion  sur  les  miroirs,  si  la  surface  d'entrée  est 
convexe  ou  concave  ; la  lumière,  en  d'autres  termes,  parait  former 
en  avant  de  la  lentille  une  image  assez  vive  de  l'objet,  tantôt  droite, 
tantôt  renversée,  suivant  que  la  surface  est  concave  ou  convexe*. 
Ces  réflexions  sur  les  surfaces  vitreuses  et  les  pertes  de  lumière  qui 
en  résultent  doivent  être  appréciées  des  micrograpbes,  d'abord  au 
point  de  vue  de  la  construction  du  microscope  et  ensuite  parce 
qu'elles  peuvent  servir  à reconnaître  a priori  le  foyer  des  verres  de 
courbures  différentes.  En  effet,  nous  avons  vu  que,  plus  une  lentille 
grossit,  plus  est  petite  l'image  qu'elle  fournit  à son  foyer,  et  les 
surfaces  convexes  constituant  cette  .lentille  seront  donc  d’autant 
plus  convexes  que  la  lentille  est  plus  forte  et  par  suite  les  ima- 
ges fournies  par  la  réflexion  sur  leurs  surfaces  seront  proportion- 
nelles aux  foyers  des  lentilles;  c’est-à-dire  qu’elles  seront  très- 
petites,  si  le  foyer  de  celle  ci  est  très-court  et  très-grandes  si 
la  distance  focale  est  considérable.  I..a  figure  33  montre  les 
images  d’une  fenêtre  que  les  surfaces  de  deux  lentilles  d’ocu- 
laires doubles  l’une  de  l’autre  forment  quand  on  les  tourne  vers 


' I.a  figure  3S  montre  les  ^deux  images  produites  par  réflexion  sur  les  sur- 
faces d’une  lentille  piano-convexe;  le  côté  convexe  tourné  en  l'air  (le  verre  d’un 
oculaire  de  microscope,  par  exemple).  La  petite  image,  qui  est  la  pins  lumineuse 
est  produite  par'  la  surface  convexe,  la  plus  grande 
résultant  de  la  réflexion  sur  la  surface  plane  et  de  la 
modification  qu'éprouvent  les  rayons  en  traversant 
la  surface  convexe  que  nous  supposons  antérieure, 
ainsi  qu'elle  »-rait  disposée  ^dans  un  oculaire  de 
microscope.  L'intensité  de  ces  réflexions  dépend  de 
l'indice  dç  réiraclion  du  verre.  Plus  le  verre  sera  ré- 
fringent et  plus  l'image  sera  lumineuse  plus,  autre- 
ment dit.  il  y aura  de  lumière  perdue  A l'entrée  des 
rayons  dans  le  milieu  le  plus  réfringent.  Dans  un 
objet  tir  de  microscope,  la  réflexion  est  assex  pronon- 
cée sur  les  différentes  surfaces  des  lentilles  pour 
être  évaluée.  On  peut  s’eu  assurer  en  plaçant,  ou  lieu  d’un  objet  sur  la  platine 
d’un  microscope,  le  bord  d’un  carton  noirci  se  projetant  sur  la  moitié  de  l'tb- 
jectif,  l'autre  moitié  recevant  lus  rayons  du  miroir  qui  aurait  éclairé  l’objet.  A 
l'aide  de  quelques  mouvements  du  miroir,  on  parviendra  à faire  peindre  sur  le 
carton  les  faisceaux  lumineux  rasant  le  bord,  et  qui,  réfléchis  par  les  premières 
surfaces  des  lentilles,  donnent  une  idée  de  la  valeur  des  rayons  (lerdiis  par  les 
réflexions  sur  les  surfaces  lenticulaires.  Nous  verrons,  dans  la  description  de 
l'immersion  des  objectifs,  que,  si  on  pouvait  supprimer  ces  réflexions,  on  aug- 
menterait notablenicnt,la  quantité  de  lumière. 
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celle-ci.  L application  de  ces  notions  se  fera  immédiatement  dans 
le  res  où  on  aurait  dévissé  et 
mélangé  les  verres  inférieurs  des 
trois  ou  quatre  oculaires  d'un 
microscope.  L'inspection  immé- 
diate de  leurs  surfaces  convexes 
tournées  en  l'air  et  placées  sur 
une  table  à un  mètre  environ 
d'une  fenêtre,  indiquera  par  la 
grandeur  proportionnelle  de 
l'image  de  celle-ci  les  proportions  de  leur  foyer,  et  permettra  de 
replacer  ces  lentilles  dans  leur  ordre. 


CHAPITRE  11 

Dm  mlcfl>ftoopes  sfaaplM  oa  des  loopM  et  des  doublets. 

128.  Iæs  microscopes  simples  se  composent  ordinairement  d’une 
seule  lentille,  ou  d'une  combinaison  de  lentilles,  agissant  immé- 
diatement sur  les  rayons  lurnineu.\,  et  transmettant  à l'œil  l'image 
amplifiée  sans  la  renverser. 

Sur  la  délerminalion  du  foyer  et  de  la  grandeur  des  images  formées 
par  des  lentilles  ou  loupes. 

129.  Pour  déterminer  pratiquement  le  foyer  d'une  lentille,  on 
la  place  devant  une  cr  isée  et  on  cherche  à faire  peindre  sur  un 
écran  blanc  l'image  de  la  fenêtre  et  des  objets  qui  peuvent  être  vus 
à l'horizon.  Plus  les  objets  sont  éloignés,  plus  on  arrive  exactement 
à donner  le  chiffre  du  foyer  principal,  c'est-à-dire  le  point  de  con- 
cours de  tous  les  rayons  venant  de  l'infini  Généralement,  on  admet 
d'après  Newton,  qu’un  objet  placé  à une  distance  dix  mille  fois 
plus  grande  que  la  distance  focale  d'une  lentille,  peut-être  consi- 
déré comme  situé  à l'infini.  Mais  il  n’est  pas  besoin,  dans  la  pratique, 
de  prendre  un  objet  ou  une  mire  à une  si  grande  distance.  Entre 
un  olijet  sufrisamment  éloigné  et  l’inniii,  il  n’y  a pas  un  grand  écart 
de  foyer;  pour  toutes  les  lentilles  employées  dans  le  microscope 
et  qui  varient  de  6 centimètres  à quelques  millimètres  de  distance 
focale  principale,  une  mire  ou  un  objet  placé  à une  distance  de  15 
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à 30  mètres,  donnera  une  image  au  foyer  de  la  lentille  pour  ainsi 
dire  mathématique. 

130.  Plusieurs  appareils  ont  été  construits  pour  donner  en  milli- 
mètres et  fractions  cette  longueur.  Un  des  meilleurs  est  le /bcométre 
deSilbermann,  décrit  dans  la  plupartdestrailés  de  physique.  Les  mi- 
crographes ayant  surtout  besoin  de  se  familiariser  avec  la  grandeur 
des  images,  ce  point  seul  nous  occupera.  Dans  la  figure  34,  deux 


Fig  54. 


lentilles  sont  représentées  faisant  foyer  sur  un  écran.  On  voit  que 
In  plus  petite  et  aussi  la  plus  convexe  donnera  une  image  plus  petite 
et  conséquemment  plus  rapprochée  d'elle-môme  ; la  grande,  dont 
le  rayon  de  courbure  est  environ  deux  fois  plus  grand,  donnera 
une  image  double  en  diamètre  et  située  à une  distance  proportion- 
nelle. Kn  d’autres  termes,  c’est  la  plus  faible  des  deux  et  celle  qui 
grossit  le  moins.  En  général,  les  commençants  sont  enclins  A pen- 
ser que  les  images  formées  par  les  grandes  loupes  sont  les  plus 
grossies;  mais  on  nedoiljamaisoublierqu'iine  lentille  doitétre  con- 
sidérée à deux  points  de  vue  : 1°  comme  collecteur  de  rayons,  et 
2°  comme  appareil  grossissant  ; que  celle  qui  grossit  le  plus  fournira 
sur  l'écran  la  plus  petite  image  des  objets  observés.  Reprenons  en 
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sens  inverse  la  marche  des  rayons  dans  la  figure  et  supposons  que 
les  petites  fenêtres  qui  sont  représentées  sur  l'écran  sont  des  objets 
placés  devant  les  deux  lentilles  agissant  comme  loupes  grossissantes 
ou  microscopes  ; les  images  se  formeront  là  où  est  la  véritable  fe- 
nêtre. Or,  on  voit  de  suite  que  la  pins  petite  lentille  devra  être  la 
plus  grossissante  pour  former  une  image  semblable  avec  un  objet 
plus  petit,  sans  préjudice  pour  les  variations  de  grossissements 
qu'on  peut  faire  subir  à une  image  en  éloignant  de  la  lentille,  plus 
ou  moins,  l'objet  qu’elle  représente. 


Si  nous  supposons  l'objet  A (fig.  35)  partant  de  l'infini  pour  s’ap- 


Fig.  35. 


proclier  graduellement  de  la  lentille  L jusqu'à  une  certaine  limite  de 
rapprochement,  l'image  formée  en  a ne  paraîtra  pas  quitter  l'écran 
placé  au  foyer  principal  de  la  lentille;  mais,  anssitêt  que  l'ohjct  at- 
teindra une  région  rapprochée  (vers  A',  par  exemple),  soft  image 
grandira  et  s'éloignera  en  a jusqu'à  ce  que,  arrivée  en  A",  la  distance 
delà  lentille  L à A"  étant  le  double  de  la  longueur  focale  principale, 
l'image  se  reproduira  de  l'autre  cêté  de  la  lentille,  à une  même  dis- 
tance et  de  même  grandeur  en  a";  puis  l'objet  continuant  de  s'a- 
vancer, l’image  produite  grandira  en  s'éloignant  et  en  suivant  une 
progression  excessivement  rapide.  Arrivée  à une  distance  presque 
égale  au  foyer  de  la  lentille  en  A'",  l'image  située  en  a"'  sera  con- 
sidérablement grossie.  Plus  prés,  il  n’y  aura  plus  formation  d’image. 
On  voit  donc  que  l’image  formée  par  la  lentille  croîtra  et  s’éloignera 
à mesure  que  l’objet  s'en  rapproche  ; mais  quelque  loin  qu'il  soit 
placé,  il  n’y  aura  pas  d'image  formée  plus  prés  qu’une  certaine  dis- 
tance qui  est  le  foyer  principal  ; on  voit  d'autre  part  qu'il  n'y  aura 
pas  formation  d'image  amplifiée  si  l'objêt  s'approche  de  la  lentille 
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jusqu'à  une  dislance  moinclrf  que  la  longueur  du  foyer  de  celle-ci. 
Les  rayons  réfraclés  par  la  lentille  se  séparent  tellement  qu’il  n’y  a 
plus  réunion  de  tous  les  faisceaux;  mais,  si  on  place  l'œil  derrière 
cette  lentille,  une  image  de  l'ohjef  paraissant  située  à une  dislance 
beaucoup  plus  grande,  sera  formé  sur  la  rétine.  C'est  alors  qu'on  a 
ce  ([ui  caractérise  une  loupe. 

AÜTICI.F.  I".  DES  PnlACIPALES  VAIUÉTÉS  DE  LOIPES 

ET  DE  LEl'RS  CSAGES. 

151.  I.es  loupes  sont  utiles,  pour  avoir  une  idée  générale  des 
objets,  en  entomologie,  en  botanique,  en  minéralogie;  pour  déter- 
miner les  caractères  spécifiques  des  insectes,  des  plantes,  les  for- 
mes des  petits  cristaux,  etc.  Elles  sont  indispensables  pour  les  per- 
sonnes qui  s’occupent  d'histoire  naturelle,  et  qui  doivent  toujours 
porter  sur  elles  un  de  ces  instruments. 

En  anatomie  et  en  physiologie,  la  loupe  ne  sert  qu’à  un  examen 
préliminaire  et  non  à un  examen  définitif  des  tissus.  Cet  instrument 
est  utile  pour  observer  préalablement  une  injection  naturelle  ou 
artificielle , afin  d’étudier  la  distribution  générale  des  capillaires 
principaux.  Mais  le  grossissement  est  toujours  insuffisant  pour  en 
faire  une  étude  approfondie  Les  loupes  grossissant  dix  à douze  fois 
ont  déjà  un  champ  trop  peu  étendu  et  un  foyer  trop  court  pour  être 
faciles  à employer  ; il  faut,  du  reste,  ordinairement,  un  pouvoir 
amplifiant  plus  considérable  pour  arriver  à de  bons  résultats  à cet 
égard.  C’est  au  microscope  à rfissection  qu'il  faut  recourir,  instru- 
ment qui  remplit  d’une  manière  favorable  les  deux  conditions  pré- 
cédentes, et  permet  de  placer  les  préparations  sous  l’eau,  ce  qu’il 
est  indispensable  de  faire  dans  la  plupart  des  cas,  surtout  lorsqu'il 
s’agit  d'une  surface  couverte  de  villosités,  etc. 

Les  loupes  servent  aussi  à examiner  les  orifices  glandulaires  à la 
surface  des  membranes,  les  filets  nerveux,  etc. 

152.  Quoique  toujours  construit  sur  le  même  principe,  le  mi- 
croscope simple  ou  loupe  peut  subir  de  nombreuses  modifications 
dans  sa  forme  et  sa  disposition , suivant  qu'il  est  destiné  à faire 
un  examen  général  et  passager  des  objets,  ou  qu’il  doit  servir  à 
observer  d’une  manière  complète  et  suivie. 

Dans  le  premier  cas,  rinsirunient  se  tient  ordinairement  à la 
main,  et  se  compose  d’une  ou  de  plusieurs  lentilles  convergentes 
disposées  et  maintenues  dans  une  monture  appropriée.  Dans  le  se- 
cond cas,  l'instrument,  ayant  une  destination  beaucoup  plus  éten- 
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due,  SC  compose  d’uii  support  muni  d'un  miroir  et  de  divers 
accessoires.  Les  loupes  ou  lentilles  que  l'on  emploie  alors  sont  con- 
struites d'une  façon  particulière, , et  se  nomment  doubletx.  L’in- 
strument ainsi  disposé  porte  le  nom  de  loupe  montée  on  plus  spécia- 
lement de  microscope  simple 

I,a  loupe  de  la  plus  simple  construction,  employée  pour  l’obser- 
valiouliabiluclle,  se  compose  d’une  lentille  biconvexe  enchéssée  dans 
une  monture  à recouvrement;  elle  est  d’un  usage  assez  fréquent; 
mais  on  eni|)loic  plus  généralement,  en  histoire  naturelle,  deux  ou 
trois  loupes  réunies  dans  la  même  monture,  afin  d’avoir  dos  gros- 
sisseinenls  de  plus  en  plus  forts.  Les  microscopes  des  premiers 
observateurs  qui  ont  usé  de  cet  instrument  n'étaient  que  de  fortes 
loupes,  à une  seule  lentille,  très-petites  et  à un  très-court  foyer. 

Lorsqu'on  emploie  ensemble  deux  loupes  biconvexes,  on  peut 
les  fixer  aux  deux  extrémités  d’une  monture  appropriée.  De  cette 
façon,  l'instrument  porte  le  nom  de  loupe  à deux  bouts.  On  peut 
aussi  les  placer  dans  une  monture  qui  permet  de  les  superposer  ; 
on  a alors  l'avantage  d’augmenter  la  séi  ie  des  grossissements  que 
l’on  obtenait  en  employant  séparément  chaque  lentille.  Dans  ce  cas, 
on  leur  donne  généralement  la  forme  piano-convexe,  comme  étant 
préférable  ft  la  figure  biconvexe.  C'est  ainsi  que  sont  construites  les 
biloupes  et  les  Iriloupes. 

Afin  d’obtenir  plus  de  netteté,  on  intercale  souvent  entre  les 
loupes  des  diaphragmes  d’une  ouverture  appropriée. 

Il  faut,  pour  les  difTérents  cas  qui  peuvent  se  présenter,  avoir 
des  loupes  grossissant  depuis  deux  ou  trois  fois  en  diamètre  jus- 
qu’à huit  ou  dix  fois  ; du  reste,  les  diverses  espèces  de  ces  instru- 
ments qu'on  peut  employer  sont  à peu  prés  également  bonnes,  et 
l’on  doit  en  Laisser  le  choix  à chaque  anatomiste,  suivant  ses  habi- 
tudes. 

133.  Lou/tes  de  Brewster  dites  de  Coddinglon.  — Le  modèle  à l’em- 
ploi duquel  je  me  suis  arrêté  est  celui  des  loupes  formées  d’un  cylindre 
de  verre  dont  les  deux  extrémités  ont  reçu  la  courbure  appropriée  au 
grossissement  qu’on  veut  obtenir.  Au  milieu,  le  cylindre  est  échan- 
cré  (fig.  36,  c)  circulairemcnt  dans  une  partie  de  son  épaisseur,  de 
manière  à prendre  la  forme  d’un  sablier.  La  partie  échancrée  du 
cylindre  est  noircie  de  manière  à empêcher  le  passage  des  rayons 
lumineux;  elle  joue  ainsi  le  rôle  d’un  diaphragme  qui  ne  laisse 
passer  que  les  rayons  du  centre  et  éteint  ceux  de  la  circonférence. 
L’aberration  de  sphéricitéest  détruileàpeu  près  (complètement.  Rlles 
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ont  l'avantage  de  faire  perdre  beaucoup  moins  de  lumière  que  les 
loupes  achromatiques,  parce  qu’elles  ne  présentent  que  deux  sur- 
faces de  verre  à traver- 
ser, au  lieu  de  quatre 
comme  ces  dernières, 
tout  en  montrant  les 
objets  avec  presque  au- 
tant de  netteté. 

Le  cjlindre  de  verre 
éqhancrè  est  protégé  par 
un  cylindre  creux  en 
cuivre,  (b)  lequel  porte 
un  manche  qui  sert  A 
les  tenir  pendant  qu’on  observe.  Ce  manche  (a)  permet  de  les 
adapter  directement  aux  pinces  de  tous  les  porles-loupes.  Elles 
deviennent  très-utiles  pour  un  grand  nombre  de  dissections.  Il 
en  faut  plusieurs  pour  les  divers  grossissements,  de  2 A 5,  5 à 8, 
et  10  A 12  diamètres;  mais  celles  qui  donnent  le  grossissement 
moyen  suffisent  dans  la  presque  totalité  des  cas,  surtout  pour  dissé- 
quer les  tissus,  ou  les  animaux  et  les  plantes  de  petit  volume,  mais 
cependant  assez  gros  pour  ne  pas  exiger  l'emploi  du  microscope  A 
di.ssection. 

l,es  avantages  que  présente  cette  construction  sont  nombreux  : 
le  petit  volume  de  rinslrument,  son  grossissement  plus  considé- 
rable, la  netteté  avec,  laquelle  il  permet  de  voir  les  objets,  la  faci- 
lité de  s’en  servir,  le  rendent  applicable  à une  foule  d'observations 
sur  lés  corps  transparents  ou  opaques. 

154.  Une  autre  loupe  employée  jiour  l’examen  des  corps  transpa- 
rents est  celle  ditede/ordSton/iope.  Elle  se  compose  d’un  cylindre  de 
verre,  dont  l’une  des  surfaces,  la  plus  plate,  estau  foyer  de  l’autre.  I.e 
petit  cylindre  est  maintenu  dans  une  monture  d’argent,  etc.,  munie 
d’un  anneau  qui  permet  de  tenir  commodément  l’instrument.  Pour 
s’en  servir,  il  suffit  d’appliquer  sur  la  surface  la  plus  plate  un  corps 
transparent,  tel  que  des  écailles  de  papillon,  des  pollens,  et  de 
placer  l’oeil  près  de  l’autre  surface.  En  dirigeant  alors  l’instru- 
ment sur  le  ciel  ou  sur  un  corps  éclairé,  on  aperçoit  l’image  grossie 
de  l’objet. 

L’instrument  est  d’un  très-petit  volume  et  donne  des  am- 
plifications d'environ  40  fois  en  diamètre,  mais  il  existe  dans  cette 
construction  des  défauts  qui  l’cmpéchent  de  devenir  d’un  usage 
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général.  En  effet,  les  deux  surfaces  du  cylindre,  la  plus  bombée  fai- 
sant l'office  de  loupe  et  la  plus  plate  celui  de  porte-objet,  sont 
’ fixes,  de  sorte  que  l'instrument  ne  peut  s'appropriera  tous  les  yeux. 
Outre  ce  grave  inconvénient,  existe  celui  de  ne  pouvoir  observer 
que  des  corps  transpurents. 

On  construit  aussi  des  lentilles  Stanliope  donnant  de  plus  furies 
amplifications  que  la  précédente,  et  qui  sont  munies  d'un  écran  et 
d'un  tube  pour  diriger  la  lumière.  On  adopte  ordinairement  le 
premier  mode  de  construction. 

Ces  deux  loupes  ont  été  im[)orlées  d’Angleterre  par  Charles  Che- 
valier, en  1838. 

155.  La  loupe  dite  comple-fiU,  généralement  employée  dans  le 
commerce,  se  compose  d'une  simple  loupe  biconvexe  enchéssée 
dans  une  monture  de  cuivre,  laquelle  monture  porte  à son  extré- 
mité une  petite  plaque  percée  d'une  ouverture  d'une  grandeur  dé- 
terminée. 

On  construit  aussi  des  compte-fils  dont  la  plaque  inférieure  est 
j>ercée  de  deux  ouvertures  de  grandeurs  différentes.  On  peut  en 
faire  à un  seul  verre,  ou  à deux  verres  achromatiques. 

Cet  instrument  est  : 1“  cylindrique,  dans  ce  cas  il  se  renferme 
dans  un  petit  étui;  2“  ou  à charnières,  pour  être  porté  dans  la  po- 
che. Dans  la  première  construction,  la  lentille  est  maintenue  dans 
une  pièce  pouvant  se  visser  ou  se  dévisser  ; et  dans  la  seconde, 
la  charnière  adaptée  à la  pièce  qui  tient  la  loupe  permet  de  mettre 
l’objet  voulu  au  point  pour  la  vision  distincte. 

Pour  s'en  servir,  il  siilTil  de  placer  la  petite  plaque  sur  une  étoffe 
et  d'appliquer  l’œil  prés  de  la  lentille.  Ayant  amené  l’objet  au  point, 
on  aperçoit,  amplifiés,  les  fils  compris  dans  le  petit  espace,  et  il 
devient  facile  d’en  connaître  le  nombre.  On  donne  ordinairement  à 
la  petite  ouverture  5 à 6 millimétrés. 

Une  autre  loupe,  employée  particuliérement  pour  l’examen  des 
soieries,  se  compose  de  deux  loupes  biconvexes,  placées  à distance 
dans  une  monture  qui  se  visse  dans  une  bague  de  cuivre  portant 
trois  petits  supports.  L'instrument  étant  placé  sur  une  étoffe  et  l'œil 
étant  appliqué  prés  de  la  loupe,  il  suffit,  pour  mettre  au  point  de 
vue,  de  visser  ou  de  dévisser  la  pièce  portant  les  lentilles.  Cette 
loupe  se  nomme  généralement  loupe  à réchaud.  (A.  Chevalier.) 

136.  La  loupe  dite  microscope  à main,  pour  les  corps  transpa- 
rents, se  compose  d’un  petit  cylindre  de  cuivre  fixé  sur  une  lige  de 
cuivre  munie  d'un  manche.  A l’une  des  extrémités  du  cylindre,  te- 
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nant  à la  lige,  se  trouve  une  loupe  biconvexe,  mainlenue  par  une 
petite  pièce  de  cuivre  percée  d’une  ouverture  formant  diaphragme; 
à l’autre  extrémité,  se  visse  une  petite  pièce  tenant  deux  petits  dis- 
ques de  glace,  entre  lesquels  on  met  l'objet  que  l’on  veut  observer. 
Pour  en  faire  usage,  il  suftit  de  diriger  l’instrujneiit  vers  un  endroit 
éclairé,  ayant  appliqué  l’o'il  près  de  la  lentille:  il  ne  reste  plus 
qu’à  mettre  au  point,  ce  qui  s’obtient  en  vissant  ou  en  dévissant  la 
pièce  tenant  les  deux  petits  disques  de  glace  entre  lesquels  se  place 
l’objet. 

C’est  dans  ce  genre  qu’étaient  construits  les  microscopes  de  quel* 
ques-uns  des  anciens  observateurs. 

I.e?  microscopes  que  Wilson  construisit  en  1702,  étaient  des 
microscopes  à main;  ils  avaient  plusieurs  lentilles  de  rechange. 

On  peut  faire  d’autres  instruments  de  ce  genre  en  employant  les 
doublets  perfectionnés  et  en  modifiant  la  monture.  Ces  instruments 
peuvent  encore  rendre  quelques  services  aux  natiiralisles,  pour 
l’examen  général  de  certains  objets. 

l'.n  construisant  un  instrument  semblable  avec  miroir  concave, 
on  obtient  le  microscope  à main  pour  les  objets  opaques. 

137.  I.a  loupe  des  horlogers  se  compose  ordinairement  d’une 
simple  loupe  biconvexe  maintenue  dans  une  monture  de  corne 

L’usage  auquel  on  la  destine  ne  permet  pas  de  l’employer  en  la 
tenant  à la  main  ; il  faut  la  monter  sur  un  i>orte-loupc. 

Les  horlogers  et  les  graveurs  la  tiennent  près  de  l’œil,  et,  par 
ce  moyen,  se  passent  de  supports,  tout  en  gardant  leurs  mains 
libres  ; mais  cet  expédient  devient  presque  impraticable  lorsqu’il 
s’agit  de  faire  des  dissections,  et  dans  l’un  et  l’autre  cas  le  porte- 
loupe  est  préférable. 

La  loupe  biconvexe,  employée  pour  les  divers  usages  ci-dessus 
mentionnés,  grossit  ordinairement  de  3 à 5 fois. 

L’objet  qu’on  examine  avec  elle  n'est  perçu  avec  netteté  que  par 
la  partie  centrale  de  la  lentille,  et  à mesure  que  l'on  fixe  les  bords, 
il  devient  trouble,  plus  ou  moins  selon  les  courbures  données  à la 
loupe  ; de  plus,  on  remarque  autour  des  objets  les  couleurs  du 
spectre.  Ces  defauts  tiennent,  d une  part,  à l’aberration  de  sphéri- 
cité, et  de  l’autre  au  manque  d’achromatisme. 

138.  Une  loupe  dont  on  fait  souvent  usage,  en  remplacement  de 
celle  qui  est  biconvexe,  se  compose  de  deux  lentilles  piano-con- 
vexes, dont  les  convexités  se  regardent  dans  une  mouture  de  corne 
ou  de  laiton.  Cette  construction,  improprement  appelée  acliroiiia- 
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tique,  est  préférable  à la  précédente  ; cependant  elle  n'a  pas  encore 
tous  les  avantages  qu’on  doit  exiger.  Il  vaut  mieux  avoir  des 
loupes  formées  d'un  seul  verre  achromatique  piano-convexe. 

t ô9.  Ln  loupe  dite  des  ijraveurs  ou  achromatique esi  formée  de  deux 
verres  achromatiques  piano-convexes  de  diamètres  inégaux,  le  plus 
grand  des  deux  verres  faisant  face  à l’objet. 

Les  deux  verres  sont  maintenus  dans  une  monture  de  cuivre  ou 
de  corne,  et  placés  de  manière  que  leurs  convexités  se  regardent  ; 
cette  monture  est  susceptible  de  se  diviser,  afin  d isoler  les  len- 
tilles lorequ'on  veut  les  nettoyer.  Leltc  loupe  est  achromati(pie, 
parce  qu’elle  est  formée  de  deux  verres  séparément  achromatiques; 
de  plus  elle  est  exempte  d'aberration  de  sphéricité,  car  les  deux  vei'res 
(|ue  l’on  emploie  étant  eux-mémes  foi  niés  chacun  de  deux  lentilles, 
il  résulte,  comme  conséquence  de  1 achromatisme,  qu'en  don- 
nant à ces  diverses  lentilles  des  courbures  fort  peu  prononcées,  on 
arrive,  par  leur  réunion,  à produire  le  même  effet  qu’avec  des  loupes 
dont  les  courbures  seraient  plus  fui  tes,  sans  avoir  les  defauts  parti- 
culiers à ces  dernières.  (.Arthur  Chevalier,  l'Etudiant  microgfaphe, 
l’aris,  1865,  in-8“,  p.  48.) 

AIIT.  II.  TilÉORlE  DES  LOUPES. 

140.  Les  loupes  sont  des  instruments  d'optique  qui  ont  la  pro- 
priété de  faire  paraître  les  objets  plus  gros  qu’ils  ne  sont;  ils  ont, 
comme  on  dit,  la  propriété  de  grossir  les  objets. 

I,eur  action  réelle  n’est  autre  que  de  fournir  le  moyen  de  voir 
distinctement  à une  très-petite  distance,  2 ou  3 centimètres  par 
exemple,  un  objet  qu’il  fau- 
drait sans  cela  placer  à en- 
viron 22  centimètres.  Cette 
seule  cTconstance  rend  l’an- 
gle visuel  beaucoup  plus 
grand  (fig.  37),  et  en  même 
temps  un  grand  nombre  des 
faisceaux  lumineux  qui  foutre 
les  payons  parallèles),  partis 
de  tous  les  jioints  de  l’objet 
a b,  seraient  allés  tomber  en 
s’irradiant  sur  les  côtés  de  l’œil  c,  peuvent  pénétrer  dans  la  piqiille. 
Ils  sont,  en  effet,  rendus  parallèles  et  même  convergents  par  la  len- 
tille /’,/,  pourvu  que  l’objet  soit  placé  très-prés  de  son  foyer  principal. 


b’ 


Fig.  37. 
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C'est  celte  double  raison  de  la  situation  de  l’objet  près  de  l’œil, 
cl  des  rayons  divergents  rendus  très-convergents  paf  la  loupe,  de 
manière  iv  s’entre-croiser  au  centre  optique  de  l'œil  sous  un  angle 
bien  plus  ouvert  que  si  celte  lentille  n'avait  pas  ètè  employée  (voy. 
fig.  38),  qui  fait  paraître  l’objet  considérablement  grossi.  Ce  fait  per- 
met en  même  temps  d’en  apercevoir  les  plus  petits  détails  dont  au- 
paravant les  rayons  lumineux  n’auraient  pu  former  un  angle  optique 
assez  ouvert  pour  que  l’image  comprise  entre  les  deux  côtés  fût 
perçue  par  la  rétine. 

Soit,  par  exemple,  pour  rendre  la  démonstration  du  fait  plus  évi- 
dente, un  objet  (lig.  38)  qui, 
pour  être  vu  distinctement, 
devrait  être  placé  en  a b,  et 
enverrait  les  rayons  en  a r, 
b r,  qui,  après  s’èire  entre- 
croisés dans  le  cristallin  cc, 
iraient  former  au  fond  de 
I œil,  sur  la  rétine,  l’image 
r r,  représentant  l’objet  ren- 
versé. .Si  au-devant  de  l'œil, 
i‘nlre  lui  et  l’objet,  on  place 
une  lentille  L L,  un  cessera 
de  voir  cc  même  objet , pour 
le  voir  directement,  il  fau- 
dra le  rapprocher  en  </  f. 
.Alors  les  rayons  lumineux 
fe  el  dk  qui  en  partent,  le- 
ciieillis  par  toute  la  surface 
de  la  loupe  et  rendus  conver- 
gents par  elle,  iront  former  au  fond  de  l’œil  une  image  t/h  beau- 
coup plus  grande  que  la  première  ; d’où  la  sensation  d’un  objet 
beaucoup  plus  grand  que  n’est  réellement  celui  qui  est  examiné. 

Mais  par  l’habitude  que  nous  avons  de  rapporter  les  corps  à une 
certaine  distance  (qui,  ainsi  que  nous  le  verrons,  n'est  pas  celle 
de  la  vision  distincte,  contrairement  à ce  qu’on  admet),  nous 
sommes  conduits  à supposer  que  cet  objet  plus  grand,  placé  en  si 
par  exemple,  c’est-à-dire  plus  loin  que  fd,  pourvu  toutefois  que  l'œil 
soit  suffisamment  garanti  de  la  vision  des  corps  voisins,  sans  quoi 
l’illusion  est  détruite,  et  nous  ne  le  supposons  plus  reporté  plus  loin 
qu’il  n'est  réellement  situé.  Le  pouvoir  amplifiant  des  loupes  est 
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exprimé  à peu  près  par  le  cliiiTre  qui  représente  le  nombre  de  fois 
dont  la  longueur  focale  des  lentilles  est  contenue  dans  la  dislance  à 
laquelle  l'objet  est  reporté.  Ainsi  que  nous  l’avons  vu  plus  haut, 
l’objet  doit  être  placé  au  foyer  de  la  loupe,  qui  ne  fait  que  donner 
aux  rayons  lumineux  qui  la  traversent,  en  partant  de  d /,  le  même 
degré  de  convergence  que  s’il  était  réellement  aussi  grand  que  l s, 
et  placé  ù cette  distance  de  l’œil. 

ART.  III.  — IHFLUE.VCE  DE  LA  UTOPIE  ET  DE  LA  PRESUTTIË  SUR  LA 
GRAXOEUR  DES  OBJETS  VUS  A LA  LOUPE. 

141.  Soit  un  objet  d’une  grandeur  déterminée  (fig.  "i9,  a b), 
un  myope  étant  obligé  pour  le  voir  distinctement 
de  le  placer  très-prés  de  l’œil,  en  a b,  le  verra 
plus  grand  que  le  presbyte  pouvant  l’observer  à une 
distance  plus  considérable  a'  b'  ; en  effet,  l’angle 
optique  ao  test  plus  ouvert  que  a'  o b',  d’où  résulte 
sur  la  rétine  une  image  r«  plus  grande  que  l’i- 
mage m n.  Si  le  presbyte  regarde  ce  même  objet 
par  un  trou  percé  dans  une  carte,  il  (luurra  le 
voir  distinctenient  en  le  plaçant  aussi  prés  de  son 
œil  que  le  fait  le  myope  (en  a b par  exemple,  au 
lieu  de  le  placer  en  n'fc');  mais  alors  il  verra 
l’objet  plus  gros  qii’il  ne  le  voyait  auparavant.  11  le 
verra  aussi  grand  que  peut  le  voir  le  myope,  parce 
que  la  distance  de  l’objet  à l’œil  nu  étant  la 
même,  rouverturc  de  l’angle  optique  est  la  même 
aussi.  Comme  le  myope  également,  le  presbyte  verra 
des  détails  qui  lui  étaient  restés  inaperçus,  parce 
que  les  rayons  lumineux  qui  en  partaient  ne  for- 
maient pas  auparavant  un  angle  aussi  grand, 
quoique  assez  ouvert,  pour  que  l’image  limitée  par 
ses  côtés  pût  être  perçue. 

La  loupe  a,  comme  on  se  le  rappelle,  pour  ac- 
tion (llg.  58)  de  recueillir  les  rayons  partis  de  l’ob- 
jet placé  en  df  (trop  prés  de  l’œil  pour  qu’ils  pé- 
nétrent sans  l’aide  de  cet  instrument).  Klle  les  fait  converger  de 
manière  à ce  qu’ils  forment  un  angle  optique  ou  visuel  eok  bien 
plus  ouvert  que  l’angle  aob  que  donne  l’objet  placé  à la  distance 
de  la  vision  distincte,  et  allant  peindre  sur  la  rétine  une  image 
J A > r r,  laquelle  est  perçue  telle  que  si  elle  était  reportée  en  /*>a  6. 

C.  lW>tin.  ^ Microecopc.  H 
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Ainsi/*,  image  de  l’objet  vu  à la  loupe,  est  une  image  virtuelle. 

Comme  la  distance  de  la  vision  distincte  est  naturellement  plus 
petite  chez  les  lujopes,  il  semble  au  premier  abord  que  l'image  vir- 
tuelle a'  b'  (ftg.  57)  devra  être  reportée  moins  loin  pour  lui  que  pour 
le  presbyte  et  l'image  lui  paraître  plus  petite,  puis(pie  la  distance 
de  la  vision  distincte  est  moindre. 

Mais  il  n'en  est  rien;  car,  d’une  pai’t,  nous  verrons  que  les  myopes 
reportent  l'image  vue  A la  loupe  à la  même  distance  que  les 
presbytes;  d'autre  part,  enfui,  la  loupe  et  l’œil  ne  formant  qu'un 
seul  système  optique,  et  les  myopes,  pour  voir  nettement  les  objets 
à l’aide  d'une  lentille,  étant  obligés  de  les  placer  plus  prés  de  celle- 
ci  que  ne  font  les  presbytes,  les  rayons  plus  convergents  forment 
uu  angle  optique  plus  ouvert,  comme  nous  l’avons  dit  plus  haut. 
_(Yoy.  tig.  ôî),  r O s n O m.) 

Ainsi  les  myopes,  placés  dans  les  mêmes  conditions  que  les  pres- 
bytes, voient  les  objets  plusgrosque  ne  les  a|)crçoivent  ces  derniers, 
parce  qu’en  rapprochant  la  lentille  de  l’objet,  l’augmentation  de 
l'ouverture  de  l'angle  optique  qui  en  résulte  détermine  la  formation 
sur  la  létine  d’une  image  ]ilus  grande. 

Ce  qui,  outre  la  théorie,  le  prouve  encore,  c’est  (|ue  les  myopes 
dessinent  toujours  les  objets  vus  à la  loupe  un  peu  plus  grands  que 
ne  le  font  les  pi  esbytes,'  et  lorsqu’ils  comparent  la  grandeur  de  l’i- 
mage des  corps  qu'ils  étudient  à un  autre  corps,  leur  appréciation 
est  toujours  plus  élevée  que  celle  des  personnes  qui  ont  une  vue  or- 
dinaire. Nous  verrons  plus  loin  que  le  même  fait  se  reproduit  pour 
les  microscopes,  et  que  les  myopes  sont  aussi  obligés,  quand  ils  se 
servent  de  cet  inslrumciit  après  un  presbyte,  de  rapprocher  uu  peu 
plus  l'objectif  de  l'objet. 

AIIT.  IV.  — DES  DOCBLETS. 

l-i2.  Les  doublets  sont  formés  de  deu.v  lentilles^plano-convexes 
tournées  dans, le  môme  sens,  la  face  convexe  du  côté  de  l’œil  ou  en 
haut,  la  face  plane  du  côté  de  l’objet  ou  en  bas.  Ces  deux  lentilles 
ne  sont  pas  de  môme  largeur,  la  plus  large,  qui  a la  longueur 
focale  la  plus  grande,  est  placée  en  bas;  la  plus  étroite  est  en  haut. 

La  monture  de  chaque  doublet  se  compose  de  trois  pièces;  l’une, 
inférieure  (pl.  11,  fig.  4),  est  un  court  cylindre  creux  a a,  ouvert  en 
haut  et  en  bas.  De  ce  côté  il  porte  la  lentille  inférieure  ; il  est  un 
peu  conique  et  s’engage  à froltemcut  ou  par  un  ou  deux  tours  de 
vis  dans  l'anneau  du  porte-doublet  tpi.  Il,  fig.  2 p).  ,''ur  son  ouver- 
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turc  supérieure  se  visse  la  pièce  oculaire  b b du  doublet  (pl.  Il, 
fig.  4).  Celle-ci  asl  évasée  et  noircie  du  côté  de  l’œil , do  inaniére 
à le  garantir,  pendant  la  dissection,  de  toute  lumière  étrangère,  qu  i 
serait  trés-fatiganle  pour  l'observateur.  F.llc  porte  la  petite  leiilille 
ou  lentille  supérieure  de  l'appareil.  Kn  outre,  un  dia|iliragnic  circu- 
laire ec  e^t  vissé  à celle  pièce,  de  manière  A être  interposé  aux 
deux  lentilles  et  à supprimer  les  rayons  périphériques,  ce  qui  dimi- 
nue beaucoup  l'aberration  de  sphéricité. 

145.  Le  doublet  a été  imaginé  par  Wollaston.en  novembre  1820. 
Son  doublet  se  composait  de  deux  lentilles  piano-convexes  dont  les 
deux  faces  planes  étaient  tournées  vers  l'objet. L’idée  de  sa  construc- 
tion lui  fut  suggérée  par  l'examen  des  oculaires  astronomiques 
d’iluyghcns,  et  il  résolut  d’appliquer  au  microscope  la  même  combi- 
naison en  sens  inverse,  afin  d’éviter  les  aberrations  de  sphéricité 
et  de  réfrangibilité. 

La  monture  de  son  doublet  était  constniite  de  manière  à faire 
varier  l'écartement  des  lentilles,  afin  de  les  amener  à produire  le 
meilleur  effet  possible. 

.Mais  leur  écartement  plus  ou  moins  considérable  devenait  un 
obstacle  très-grand  lorsqu'il  s’agissait  de  faire  des  dissections.  Le 
foyer  se  trouvant  trés-rapproché  des  lentilles,  il  était  impossible  de 
faire  agir  les  instruments  cl  d'employer  do  forls  grossis.senients. 
Ce  fut  10  ans  plus  lard  que  Charles  Clievalier,  profilaiil  de  l’idée  de 
Wollaston,  construisit  son  doublet,  qui,  en  conservant  les  avantages 
sus-indiqués,  remédie  aux  défauts  que  j’ai  signalés.  Ce  doublet 
se  compose  de  deux  verres  piano-convexes,  l’un  très-large,  placé  du 
côté  de  l'objet,  l'autre  plus  petit,  et  supérieur. 

Les  deux  faces  planes  sont  tournées  aussi  vers  l’objet  ; entre  les 
deux  lentilles  fixées  dans  leurs  montures,  se  trouve  un  diaphragme 
dont  l’ouverture  varie  suivant  le  foyer  du  doublet.  La  disposition 
de  ce  doublet  [lermel  de  laisser  entre  lui  et  l’objet  une  distance 
assez  grande  pour  faire  agir  les  inslrumenls  de  dissection,  les 
verres  peuvent  se  démonter,  afin  do  les  nettoyer,  cl  l'on  peul  ainsi 
dédoubler  son  grossissement  en  n’employant  que  la  lenlille  supé- 
rieure. 

Théorie  du  doublet. 

114.  Les  doublets  sont  construits  d’après  les  principes  suivants, 
démontrés  expérimenlalemeiil  et  théoriquement  en  physiipio.  On 
suit,  en  effet,  i|ue  pour  des  lentilles  du  même  longueur  locale, 
l'aberration  de  sphéricité  est  plus  grande,  et  par  conséquent  la 
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largeur  du  champ  de  vision  distincte  moindre  pour  une  lentille 
biconvexe  que  pour  une  lentille  piano-convexe,  recevant  par  sa  face 
plane  un  faisceau  de  rayons  parallèles.  On  a reconnu,  d’autre  part, 
que  deux  lentilles  superposées  produisent  une  aberration  de  sphé. 
ricité  beaucoup  moindre  qu'une  seule  lentille  dont  la  longueur 
focale  est  égale  à celle  de  l'assemblage  des  deux  premières. 

On  peut  voir  (fig.  40)  que,  quel  que  soit  le  nombre  des  lentilles 
qu'on  aurait  superposées  pour  diminuer  l'aberration  de  sphéricité, 
elles  agissent,  quant  au  pouvoir  amplifiant  et  à la  formation  de 
l’image,  comme  une  loupe  ou  microscope  simple  (lig.  38)  formé 
d’une  seule  lentille,  dont  la  longueur  focale  serait  égale  à celle  du 
système  de  ces  lentilles  agissant  toutes  ensemble.  Le  doublet  n'est 
par  conséquent  encore , à proprement  parler,  qu'un  microscope 
simple. 

En  effet  (fig.  40),  l'objet  i i examiné  avec  la  loupe  eq  seule,  donne- 
rait un  angle  optique  co'  v limitant 
une  image  c » reportée  à une  cer- 
taine distance  avec  la  grandeur  a'  b'. 

Mais  si  au  lieu  de  laisser  les  rayons 
réfractés  par  cette  loupe  se  croiser 
en  o',  on  les  reçoit  avant  cet  entre- 
croisement en  g h,  b l’aide  d’une  au- 
tre loupe  d'un  foyer  plus  court  que 
la  première,  on  forcera  les  rayons  à 
converger  beaucoup  plus  encore 
qu'auparavant.  Us  s'entre-croiseront 
en  0,  de  manière  à aller  former  sur 
la  rétine  une  image  rs  beaucoup  plus 
grande  que  cv,  et  reportée  à une  certaine  distance  dans  le  prolon- 
gement des  rayons  ro  et  s o,  de  manière  à former  l’image  virtuelle 
a b^a'  b'  qu'aurait  donnée  1a  lentille  unique  e.  La  théorie  du  dou- 
blet s’applique  aussi  aux  loupes  qui,  fixées  au  nombre  de  deux  ou 
trois  à un  manche  en  corne,  peuvent  être  employées  seules  ou  su- 
perposées. • 

145.  Plus  on  augmente  la  courbure  des  lentilles  employées,  plus 
le  pouvoir  amplifiant  devient  considérable  ; mais  plus  aussi  on  perd 
do  lumière,  et  le  champ  du  microscope  se  rétrécit  comme  dans  les 
loupes.  Néanmoins,  comme  on  l’a  vu  plus  haut,  ces  doublets  et  leur 
monture  sont  bien  préférables  aux  microscopes  Raspail,  dont  les 
lentilles  sont  simples  et  biconvexes,  ce  qui  entraîne  beaucoup 
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d’aberration  de  sphéricité  et  en  limite  considérablement  l’emploi. 
L’usage  des  doublets  de  3 millimètres  de  longueur  focale,  et  au 
delà,  est  encore  très-commode  ; mais  au-dessus  ils  deviennent  très- 
fatigants  pour  les  yeux. 

On  peut,  pour  les  doublets  comme  pour  les  loupes  simples,  cal- 
culer très-approximativement  le  pouvoir  amplifiant,  en  cherchant 
combien  de  fois  leur  longueur  focale  est  contenue  dans  la  distance 
de  la  vision  distincte.  Mais  le  chiffre  obtenu  de  cette  manière  est 
trop  considérable,  en  vertu  d’un  phénomène  visuel  qui  sera  exposé 
au  chapitre  du  microscope  composé  proprement  dit. 

Loupes  de  Chevalier  et  de  Briicke. 

1 46.  Dans  l’emploi  de  certains  grossissements  avec  les  loupes  et 
les  doublets,  la  lentille  se  trouve  trop  près  de  l’objet.  Le  moyen 
de  remédier  à cet  inconvénient  a été  indiqué  par  Charles  Chevalier. 
Dans  son  Manuel  du  micrographe  (1839),  il  s'exprime  ainsi  à ce 
sujet  : « J’aiimaginé,  en  1835,  de  placer  au-dessus  du  doublet  une 
lentille  achromatique  concave  que  j’avais  faite  en  1827,  et  qui  peut 
s’en  éloigner  ou  s’en  rapprocher  à volonté  ; l'elTct  de  cette  combi- 
naison est  d'augmenter  le  grossissement  et  de  reculer  le  foyer. 
Ainsi  disposé,  cet  instrument  sera  le  plus  puissant  de  tous  les  mi- 
croscopes simples,  et  cependant  l'espace  destiné  au  passage  des 
scalpels,  pointes,  etc.,  sera  plus  considérable  que  si  l’on  faisait 
usage  du  doublet  seul.  Plus  le  verre  concave  sera  éloigné  de  ce 
dernier,  plus  le  grossissement  sera  fort;  cette  puissance  sera  éga- 
lement en  raison  directe  de  la  concavité.  » 

Cette  c.ombinaison,  appliquée  aux  loupes  qui  senent  à l’examen 
des  yeux,  de  la  peau,  procure  des  doublets  permettant  d’examiner 
les  objets  eu  laissant  entre  eux  et  l’instrument  une  certaine  distance 
indispensable  dans  ce  cas.  C’est  cette  idée  qui  a présidé  à la  con- 
struction de  la  loupe  de  Brûeke. 

147.  Cette  loupe,  qui  rend  de  fréquents  services  (fig.  41)  par  son 
foyer  très-long,  est  fondée  sur  le  principe  de  la  construction  de  la 
lunette  de  Galilée,  c’est-à-dire  formée  d’un  objectif  achromatique 
convexe  et  d'un  oculaire  concave;  l’objectif  est  composé  de  façon 
que  l’amplification  est  bien  supérieure  à ce  qu'on  obtient  babi- 
liiellement  dans  les  lunettes  de  spectacle.  Le  foyer  est  d’environ 
6 centimètres,  et  le  grossissement  varie  entre  3 et  8 fois.  Cæ  der- 
nier est  obtenu  par  l’allongement  du  tube  de  la  lunette,  ce  qui 
produit  un  plus  grand  écartement  entre  l’objectif  et  l’oculaire,  et 
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augmente  le  grossissement  sans  modifier  d'une  manière  nuisible  le 
" foyer  total.  (V.  iNachet,  Comptes  retulns  des  séances 

de  l'Académie  des  sciences,  Paris,  1844,  t.  XYlll, 
p.  592.) 

Cette  loupe  peut  être  mise  à la  place  du  corps 
dans  la  monture  des  microscopes  composés  te  qui 
permet  de  s'en  servir  pour  disséquer  ou  clierclier  de 
petits  objets  parmi  les  autres.  On  peut  aussi  adap- 
ter cet  instrument  au  microscope  simple  ou  au  porte- 
loupe,  et  avoir  environ  de  5 à 8 centimètres  de  dis- 
tance entre  l'objet  et  l'objectif. 

,,  Pour  l'examen  des  yeux  et  de  la  peau,  en  rai- 

EoupedeBiOcke.  grossissement  et  de  la  longueur  du  foyer, 

les  médecins  l'utilisent  souvent. 

V.  DES  PORIE-LOKPES  ET  DE  LA  MOSTURE  DES  DOÜBLETS. 

Des  porte-loupes. 

148.  On  est  très-souvent  obligé  d'avoir  les  deux  mains  libres 
pour  examiner  les  objets  à la  loupe  et  pour  disséquer;  il  faut  par 
conséquent  que  cet  instrument  soit  fixé  et  puisse  cependant  être 
tourné  en  tous  sens. 

Le  porte-loupe  de  Strauss-Durckbeim  (pl.  I,fig.  H)  est  composé 
d'tm  pied  (piadrilalére  en  laiton  a,  surmonté  à scs  extrémités 
de  deux  supports,  l'uu  droit  b,  l'autre  courbe  c.  Une  lige,  aiti- 
culée  et  susceptible  de  se  démonter,  </,  e,  joue  autour  d un 
centre  représenté  jiar  un  genou  articulé  f,  qui  surmonte  le  sup- 
port courbe  c.  Cette  ligne  porte  à son  extrémité  fixe  un  anneau  g, 
que  l’on  fait  glisser  à volonté  sur  la  lige  droite  b,  de  manière  à 
faire  monter  ou  descendre  l’extrémité  libre  d,  de  la  tige  autour 
(lu  genou  f.  Cette  extrémité  porte  une  pince  h,  serrant  par  un  an- 
neau A coulisse  ; elle  est  susceptible  de  s’élargir  beaucoup,  de 
mauiérc  à pouvoir  saisir  le  manche  do  toute  espèce  de  loupe,  ou 
celui  de  diverses  sortes  d’anneaux  que  l'on  achète  tout  faits  ou  que 
l’on  fait  soi-méme  avec  du  (il  de  fer  pour  supporter,  soit  dos  loupes 
d’horloger,  soit  des  (/oMfe/(;ts{pl.I,  fig.  12).  On  pourrait  encore  perfec- 
tionner ce  porte-loupe  en  ajoutant  à la  tige  une  articulation  destinée 
à lui  faire  exécuter  de  faciles  mouveiuenls  de  latéralité. 

149.  Une  modificaliou  au  modèle  de  Strauss  a été  apportée  par 
M.  Nachet  (fig.  42)  ; elle  consiste  A faire  mouvoir  les  branches  à 
l'aide  d’une  vis  de  rappel  A pour  la  mise  au  point  de  la  loupe  sur 
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l’objet.  Celte  vis  étant  loin  du  lieu  où  l'action  est  effectuée  produit 
un  mouvement  assez  rapide  quoique  très-régulier.  Comme  les  ar- 


Fig,  IS.  — Pied  porte-loupe  de  iNachel. 


ticulations  sont  ajustées  et  jointes  entre  elles  par  des  boules  ser- 
rées dans  des  coquilles,  toutes  les  positions  voulues  de  la  loupe 
peuvent  être  obtenues  avec  la  plus  grande  facilité. 

On  doit  à M.  Cosson  un  système  de  pied  plus  simple  représenté 
figure  43,  un  pied  rond  en 
cuivre  plein  de  plomb, 
travei’sé  par  une  tige  ar- 
mée d'une  crémaillère  sur 
laquelle  se  meut  une  tige 
articulée  terminée  par  un 
canon  mobile  dans  lequel 
on  enchâsse  des  doublets 
qui  peuvent  être  aisément 
rapprochés  d’un  objet  pla- 
cé sur  une  table  ou  dirigés 
vers  un  point  quelconque,  d’une  feuille  d’herbier,  par  exemple,  le 
pied  de  loupe  se  plaçant  sur  la  feuille  même. 

1.50.  M.  Lacaze-Dutliiers  a imaginé  une  forme  de  porte-loupe  por- 
tatif qui  mérite  une  description  attentive.  Sur  une  planche  épaisse 
(flg.  41)  une  tige  droite  se  visse  ù volonté  dans  un  angle  du  carré 
formé  par  la  planche.  Sur  cette  tige  glisse  à frottement  doux  (mo- 
difiable du  reste  par  un  bouton  de  pression)  un  bras  horizontal  por- 


Fig.  43.  Hcd  articulé  du  porte-loupe  de  Cosson. 
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tant  trois  organes  distincts.  Le  premier  est  une  articulation  termi- 
nant le  bras  horizontal,  à laquelle  est  attachée  une  grande  lentille 
convergente  munie  d’un  ajustage  permettant  de  diriger  sur  la 
planche  do  bois  un  faisceau  de  lumière,  sous  lequel  on  établit  l’objet 
dans  un  baquet  ou  sur  des  plaques  de  liège.  Les  loupes  sont  alors 
ajustées  par  un  petit  collier  dans  les  deux  autres  organes  articulés 
ayant  trois  articles  terminés  par  une  petite  charnière  horizontale,  le 


Fig.  AA.  — Porle-lüupe  de  Lacazc>Dulhiers.  (Modèle  Cachet.) 


tout  permettant  une  série  de  mouvements  nécessaires  pour  parcou- 
rir les  différentes  parties  d’un  objet  délicat  immergé  dans  un  ba- 
quet. 

On  voit  de  suite  les  facilités  d'éclairage,  de  changement  do 
loupes,  etc.,  qui  résultent  de  cette  combinaison.  De  plus,  la  loupe 
porte  dans  sa  monture  une  rainure  évasée  dans  laquelle  on  intro- 
duit une  feuille  de  carton  noircie  qui,  par  la  direction  de  la  rai- 
nure, produit  un  énorme  demi-cène  servant  d'écran  pour  la  tôle 
de  l’observateur  qui  se  trouve  dans  une  obscurité  relative.  ,\joutons 
que  toutes  ces  pièces  étant  très-plates,  M.  Lacaze  a eu  l'idée  de 
couper  en  deux  parties  la  planche  servant  de  hase  à l'instrument, 
lesquelles  deux  moitiés  réunies  de  nouveau  par  des  charnières  peu- 
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vent  SC  refermer  et  contenir  l’instrument  dans  des  rainures  prati- 
quées intérieurement.  De  cette  façon,  l'appareil  tout  entier  se  ré- 
duit à une  simple  planche  d'environ  55  centimètres  carrés  et  de 
7 centimètres  d’épaisseur. 

Monture  des  microscopes  simples. 

151.  Les  instruments  communément  appelés  microscopes  simples 
sont  des  loupes  ù une  seule  lentille,  ou  un  doublet  monté  sur  un 
pied  stable  en  fonte  ou  autre  métal,  pourvu  d’une  platine  pour  por- 
ter l'objet,  avec  un  trou  pour  laisser  passer  la  lumière  que  renvoie 
un  miroir  mobile  placé  au-dessous.  Le  pied  porte  une  tige  verticale' 
qu’une  crémaillère  fait  monter  et  descendre. 

Au  sommet  de  la  tige  verticale  est  placée  à angle  droit  une  bran- 
che mobile  suivant  sa  longueur  et  qui,  à son  extrémité,  porte  la 
loupe. 

Celte  disposition  permet  de  faire  parcourir  la  lentille  sur  l'objet 
et  d'en  examiner  toutes  les  parties. 

La  tige  horizontale  porte  une  crémaillère  qui  se  meut  au  moyen 
du  bouton  ù pignon.  A l’aide  de  ce  mouvement,  on  fait  avancer  ou 
reculer  la  lentille. 

Tout  microscope  simple,  qui  n’est  pas  muni  d’un  mécanisme  pour 
faire  mouvoir  la  lentille  en  tous  sens,  doit  être  rejeté. 

A l’extrémité  de  la  tige  un  anneau  est  disposé  de  manière  A rece- 
voir le  doublet  ou  la  loupe,  qui  s'y  placent  à frottement.  Ce  dernier 
moyen  est  préférable  à l’ancien,  qui  consistait  A visser  la  lentille. 

La  platine  est  percée  A son  centre  d’une  large  ouverture  destinée 
A recevoir  une  pièce  de  cuivre  portant  un  diaphragme,  ou  bien  un 
disque  de  glace,  lorsqu’il  s’agit  de  faire  des  dissections. 

Les  différents  mouvements  du  miroir  permettent  de  lui  donner 
toutes  les  inclinaisons,  afin  d’éclairer  convenablement  l’objet. 

L’objet,  convenablement  disposé,  est  placé  sur  la  platine.  La  len- 
tille étant  maintenue  dans  l'anneau,  on  approche  l’œil  du  doublet, 
puis  on  incline  le  miroir  de  manière  A faire  tomber  la  lumière  sur 
l’objet;  celui-ci  étant  éclairé,  on  fait  mouvoir  |,e  bouton  A pignon, 
qui  entraine  la  crémaillère  placée  sur  l’arbre'  qui  porte  la  lentille, 
et  l’on  arrête  lorsque  l’image  de  l’objet  est  devenue  nette. 

On  règle  ensuite  la  lumière  au  moyen  du  miroir  et  du  diaphragme 
placé  sur  la  platine. 

Pour  éclairer  les  objets  opaques,  on  se  sert  d’une  loupe  A pied 
ou  qui  se  fixe  sur  la  platine  et  concentre  la  lumière  sur  celle-là. 
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Fig.  45.  Fig.  40  . 

Microscope  simple  de  dissection.  Microscope  de  dissection  cl  d'observation  de  Cosson. 

15  conliinètres  supportée  par  trois  colonnes  dont  les  deux  antérieu- 
res sont  percées,  l’une  pour  soutenir  une  douille  à crémaillère  sur 
laquelle  est  fixée  à frotlementdoux  une  tiÿ;eqni  reçoit  des  doublets; 
l’autre  peiwe  pour  recevoir  une  pièce  eu  équerre,  porteur  d'un 
corps  de  microscope  composé.  La  partie  verticale  de  celle  pièce  est 
formée  de  deux  tubes  glissants  sur  un  curseur  et  munis  d’une  vis 
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152.  On  fera  bien  de  choisir  de  préférence  les  microscopes  sim- 
ples à pied  dégagé  de  fermeture  et  à miroir  libre.  M.  iNachet  a dis- 
posé un  modèle  représenté  figure  45. 

Ce  qui  rend  ce  microscope  préférable  consiste  dans  l'adaptation  à 
la  platine  de  deux  ailes  à plans  inférieurs  au  niveau  de  celle-ci,  sur 
lesquelles  on  peut  appuyer  les  mains,  ce  qui  ajoute  singulièrement 
A la  sAreté  des  dissections.  Les  doublets  sont  placés  en  anneau  à frob 
tement  et  peuvent  être  changés  très-facilement.  Le  bras  qui  les 
porte  peut  pivoter  de  façon  à déplacer  le  doublet  latéralement. 
M.  Cosson  a disposé  pour  les  voyages  un  microscope  A la  fois 
'Simple  et  composé  représenté  ligure  40.  Une  platine  longue  de 
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de  rappel  comme  iin  mouvement  lent  de  microscope  ordinaire. 
Celle  pièce  pouvani  s'ajuster  solidement  à l'aide  d'un  bouton  de 
serrage,  peut  être  ou  tournée  de  côté  on  enlevée  complètement,  de 
façon  laisser  fonctionner  le  microscope  comme  loupe  montée. 

Monture  des  doublets. 

155.  La  première  condition  que  doit  remplir  la  monture  des  dou- 
blets comme  de  tous  les  microscopes,  c'est  d'étre  aussi  simple  que 
possible.  Il  faut  en  outre  que  le  pied  soit  lourd  pour  présenter  beau- 
coup de  solidité,  et  surtout  que  la  platine  soit  tout  à fait  immobile 
et  peu  élevée,  afin  de  permettre  de  disséquer  facilement  les  objets 
qu'elle  renferme  tout  en  laissant  le  poignet  prendre  son  point  d'ap- 
pui sur  la  table. 

Le  pied  décrit  et  figuré  ici  remplit  les  conditions  précédentes 
qui  sont  indispensables  à remplir.  Il  vaut  mieux  que  les  montures 
fixées  sur  la  boîte  qui  doit  les  renfermer  et  que  les  montures  à tré- 
pied. Il  se  compose  (pl.  Il,  fig.  2)  d’une  plaque  circulaire  eu  laiton 
a a creuse  en  dessous  et  remplie  de  plomb.  Sur  elle  est  vissé  ou 
soudé  un  tambour  b qui  est  largement  écbancré  en  avant  et  renferme 
le  miroir  réllecleur  m.  Ce  tambour  est  recouvert  d’une  platine  fixe 
f c en  bronze  ou  en  laiton  noirci,  carrée  ou  circulaire. 

Au  centre  de  la  platine  est  un  trou  circulaire  destiné  à lai.sser 
passer  la  lumière  réllécbie  par  le  miroir  m pour  éclairer  les  objets 
disséqués  par  transparence.  Ses  angles  sont  munis  chacun  d’un 
petit  tube  fendu  d d destiné  à recevoir  un  chevalet  en  laiton  e e qui 
sert  à tirer  les  bouquels  ou  autres  objets  qu’on  place  sur  la  platine. 
Kn  arriére,  la  platine  porte  une  oreille  f prolongée  en  bas  par  tm 
tube  prismatique  à quatre  pans  ÿ,  dans  lequel  on  fait  mouvoir,  en 
tournant  le  pignon  h d’une  roue  dentée,  une  tige  carrée  verticale  i. 
Celle-ci  porte  une  branche  cylindrique  horizontale  I;  creusée  à l'in- 
térieur, et  dans  laquelle  glisse  à frottement  doux  un  cylindre  I ter- 
miné par  un  anneau  p;  on  le  fait  avancer  et  reculer  à volonté  à 
l’aide  du  pignon  n d’une  vis  de  rappel  engagée  dans  le  cylindre. 
Cet  anneau  est  placé  au-dessus  du  centre  de  la  platine,  et  reçoit  les 
doublets  O qu'on  fixe  par  quelques  tours  de  vis  et  qu’on  peut  changer 
à volonté.  On  peut  même  faire  faire  un  corps  de  microscope  (pl.  Il, 
fig.  3,  r)  qui  puisse  se  visser  dans  ranneau  p à la  place  des  doublets, 
afin  d'avoir  sous  un  petit  volume  à la  fois  un  microscope  à dissec- 
tion et  à observation. 
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CHAPITRE  IM 

D«s  mlcromcopcs  composés. 

15-i.  Nous  avons  vu  que  le  microscope  simple  consistait  en  une 
ou  plusieurs  lentilles,  ri'fractant  et  faisant  converger  les  rayons 
lumineiiv,  et» transmettant  directement  à l’œil  l’image  amplifiée. 

Dans  le  microscope  composé,  au  contraire,  une  image  est  formée 
par  une  combinaison  do  lentilles,  et  grossie  par  une  seconde  placée 
A une  certaine  distance  de  la  première. 

On  voit  que,  dans  cette  disposition,  l'image  n’est  reçue  dans  l’œil 
qu’aprés  avoir  subi  une  seconde  amplification. 

Les  verres  destinés  à former  l’image  se  nomment  objectifs  parce 
qu’ils  sont  tournés  vers  l’objet,  et  ceux  qui  grossissent  celle-ci  por- 
tent le  nom  d'oculaires,  et  sont  du  côté  de  l’œil. 

ART.  I.  — DC  MICROSCOPE  COMPOSÉ  EN  GÉNÉRAI.. 

155.  Le  microscope  est  essentiellement  constitué  par  deux  par- 
ties, la  partie  optique  et  la  partie  mécanique.  La  première  est  fonda- 
mentale, invariable  dans  sa  construction  au  point  de  vue  théorique; 
c’est  iirincipalenient  de  sa  perfection  que  résulte  la  bonté  du  mi- 
croscope. L’autre,  quoique  secondaire,  pouvant  varier  A l’infini,  doit 
pourtant  remplir  d'une  manière  absolue  un  certain  nombre  de  con- 
ditions de  solidité  et  de  précision  qui  facilitent  beaucoup  l’observa- 
tion, et  dont  il  sera  question  pins  loin. 

A.  Partie  optiijue  du  microscope. 

156.  Elle  se  compose  de  deux  appareils  distincts  : 1°  l'oljecti/ 
(pl.  III,  tig.  1,  x)  qui  est  tourné  du  côté  de  l'objet  ; et  2“  l'oculaire 
contre  lequel  est  appliqué  l’a*il  de  l’observateur  (pl.  III,  fig.  2,  et 
fig.  ô,  hc)  ; son  apjilication  A la  construction  des  microscopes  est 
due  A lluyglieiis  (vers  1670). 

l®  L’objectif  (fig.  47,  x)  est  composé  d’une  seule  lentille  pour 
les  faibles  grossissements  et  de  deux  ou  trois  placées  à peu  prés  au 
foyer  l’ime  de  l’autre  pour  les  grossissements  supérieurs.  On  l’ap- 
pelle aloi-s  quelquefois  indifféremment  jeu  de ou  objectif. 
Chaque  lentille  de  l’objectif  est  achromatique,  et  pour  cela  formée 
de  deux  verres  différents  collés  ensemble  A l’aide  de  térébenthine 
sèche.  L’un  est  piano-concave,  en  flint-glass;  l’autre  biconvexe,  en 
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crown-glass,  à moitié  enfoncé  dans  la  concavité  de  l'autre.  Il  en 
résulte  une  lentille  piano-  . 

convexe  dont  la  face  plane 
doit  être  tournée  vers  l’objet. 

Chacune  d’elles  est  portée 
par  une  monture  séparée  qui 
dans  les  objectifs  composés 
se  visse  avec  celle  des  au- 
tres. 

2“  L'oculaire  (lig.  il.  B,  c) 

• Fijf.  47.  — Théorie  du  microscope 
composé  à observation,  et  coupe  du 
corps.  — m.  Coupe  du  miroir  rénec> 
leur  de  la  lumière.  — xy,  Objectif 
achromatique  formé  de  trois  lentilles 
faites  chacune  avec  deux  verres  sou- 
dés' par  de  la  térébenthine;  riin  est 
inférieur,  plano-cuncavc,  il  est  en  flint; 
l'autre  est  supérieur , biconvexe,  il 
est  en  rrown.  — ÜI>,  Premier  diaphra- 
t;me  placé  au-dessus  du  cône,  arré 
tant  les  rayons  qui  divergent  trop 
imméiiialeinent  au-dessus  de  l'objec- 
lif.  — bc,  L’»culairc  (glissant  libic- 
ment.  mais  Juste,  dans  le  corps  ou 
tube  du  micjoscope  (frCD).  — CC,  Le 
verre  de  cbainp.— Pièce  snpéHeui*e 
de  l’oculaire  dépass.int  les  )>ord$  du 
tube  pour  empêcher  celiil-tà  de  des- 
cendre lout  à fait.  Elle  porte  i son 
centre  fe  verre  supérieur  ou  oculaire, 
ou  verre  de  l'oculairé.^  dd,  diaphra- 
gme de  roculairc,  placé  exaclcineiit 
au  foyer  du  verre  de  l'œil.  — ü,  Objet 
placé  un  peu  au  delà  du  foyer  de  l'oh- 
ectif  xy.  — 11.  Imago  réelle  de  cet 
objet,  renvers4‘e  et  grandie  par  l'ob' 
jectif,  telle  qu’elle  sc  formerait  s'il 
n'y  avait  |nis  de  diaphragme  et  de 
vciTo  de  champ  pour  la  modiller.  An 
lieu  d'être  droite,  elle  serait  conicxe 
en  haut.  — it'.  Image  réelle  do  l'ob- 
jet il,  renversée  telle  qu'elle  est  ré- 
duite par  l'action  du  verre  de  champ. 

— ri',  Image  virtuelle  de  l'image 
réelle  i't*,  renversée  telle  qu'elle  se 
peint  dans  l’œil,  et  reportée  à une 
certaine  distance  par  les  centres  ner- 
veux \isucls.  — (æU€  image  réelle  !'• 
est  vue  en  IT  grandie  parle  verre  de 
l'œil  b,  cüiiime  si  c'était  un  objet  vu 
ô l’aide  d'une  loupe  que  représente  le  verre  de  l'œil.  L'image  IT  est  une  image 
virtuelle,  cl  elle  est  reportée  à une  certaine  distance,  comme  celle  ifc  tout  objet  vu 
à la  loupe  ; celte  disUnce,  comme  dans  l.i  planche  précédente,  n^esl  pas  celle  de  la 
vision  distincte,  cl,  de  plus,  elle  varie  avec  le  grossissement;  elle  est  d’autant  plus 
grande  que  le  [KHivoir  amplifiant  du  système  (oculaire  et  objectif)  est  plus  fort. 


Digitized  by  Google 


126 


DES  OCEI,AlllES. 


osl  lolijours  composé  de  deux  lentilles  simples  plano-coiivcxes, 
à convexité  tournée  vers  l’olijectif,  et  plus  ou  moins  écartées  rime 
de  l’antre.  La  lenldle  inférieure  la  plus  éloignée  de  l’œil  reçoit  le 
nom  de  verre  de  champ  (lig.  47,  Z).  La  lentille  supérieui'e  la  plus 
rapprochée  de  l’œil  reçoit  le  nom  de  verre  oculaire  ou  supérieur, 
verre  frontal  ou  encore  de  verre  de  iœil  et  de  loupe  de  l'oculaire. 
üiacune  d'elles  a une  monture,  séparée,  formée  d’un  anneau  de  lai- 
ton noirci.  # 

157.  L’objectif  est  vissé  sur  une  pièce  conique,  appelée  le  cône 
{x  Üj,  fixée  elle-ménie  à l'extrémilé  inférieure  d’un  tube  cylin- 
drique en  laiton,  qui  porte  le  nom  de  corps  du  microscojie  (l)d). 
L’objectif  se  dévisse  facilement  du  cône  avec  les  doigts,  afin  de 
ponvuii' être  remplacé  à volonté  par  un  autre.  Dans  quelques  mi- 
croscopes c’est  le  cône  lui-même  qui  se  dévisse  du  corps  ; il  y a 
alors  autant  de  cônes  i|ue  de  jeux  de  lentilles  ou  objectifs. 

158.  L’oculaire  e,st  formé  d’un  tube  cylindrique  en  lailoiHpii  entre 
exactement  dans  l’extrémité  supérieure  du  corps  du  microscope, 
mais  sans  frottement,  de  manière  à pouvoir  être  remplacé  par  un 
autre  avec  facilité  et  sans  rien  déranger.  Le  verre  de  champ  est  fixé 
à son  extrémité  inférieure  à l'aide  des  vis  de  sa  monture;  on  peut 
ainsi  l’enlever  au  besoin  alin  do  le  nettoyer.  Le  verre  supérieur,  ou 
oculaire,  est  lixé  comme  l’autre,  et  peut  être  enlevé  de  la  même 
manière  ; seulement  sa  monture  est  plus  large  que  le  tube  du  corps 
pour  empêcher  1 oculaire  du  descendre  trop  avant  (lig.  17,  b). 

L’intérieur  des  tubes  du  corps  et  de  l’oculaire  doit  être  ernduit 
d’une  couleur  noire  on  garni  de  veWurs , ou  encore  de  dia- 
phragme.s  pour  éviter  la  réllexion  de  la  lumière  rpii  les  ll•avcr.se, 
réllexion  qui  fatiguerait  l’œil  cl  nuirait  à la  netteté  de  l'image. 

15!l.  L'oculaire  à i«r/ic«le«rde<Jnekett  est  un  ingénieux  accessoire 
qui  peut,  dans  certains  cas,  être  utile  pour  indiquer  à une  personne 
l'objet  qu'on  désire  lui  faire  apercevoir,  surtout  i|uand  il  se  trouve 
parmi  d'autres  que  l'on  ne  |ieul  isoler.  11  consiste  en  une  petite  tige 
de  «uiivre  placée  au  foyer  du  premier  verre  de  l’oculaire  Llle  tra- 
verse le  tube  de  l’oculaire  qui  est  disposé  de  manière  à ne  pas  s’en- 
foncer tout  à fait  aussi  loin  que  le  point  occupé  )iar  l'aiguille  ou  tige 
précédente.  Celle-ci  se  meut  horizontalemenl  à l'aide  d’un  petit 
bouton  saillant  au  dehors. 

ItiO.  L'u  objet  assez  petit  pour  être  examiné,  étant  placé  au-des- 
sous de  l’objectif,  la  lumière  rélléchiepar  les  nuages  on  celle  d'une 
loujie  est  concentrée  sur  lui  de  bas  en  haut  à l’aide  d’un  miroir 
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concave  (lijj.  h1  n,  m).  Ce  faisceau  de  lumière  lraver.se  l’objet  et  la 
série  des  lentilles  de  l'objeclif  et  de  roculaire;  il  arrive  dans  l'œil 
après  avoir  éprouvé  une  suite  de  convergences  et  de  divergences 
C|ui  ont  pour  résultat  de  projeter  sur  la  rétine  nue  ombre  de  l’objet, 
qui  peut  êtie  jusqu’à  dix-huit  cents  fois  pins  grande  que  celle  qui 
se  peindrait  dans  un  œil  assez  sensible  pour  le  voir  directcincnl. 

Un  objet  ainsi  examiné  n’est  aperçu  que  parce  que  la  lumière 
qui  passe  autour  de  lui  n’étant  arrêtée  par  rien,  vient  impressionner 
vivenienfla  rétine,  autour  de  la  portion  de  cetto  membrane  qui 
reçoit  les  rayons  moins  nombreux  qu’il  a laissés  passer.  Si  le  corps 
est  opaque,  on  ne  distingue  que  les  bords,  et  sa  masse  se  peint  en 
noir  ; s’il  est  transparent,  on  voit  dans  son  intérieur  toutes  les  (lar- 
ties  qui  ont  une  densité  et  une  puissance  réfringente  autres  que 
celles  du  reste  de  sa  niasse. 

a.  Usages  des  ditférentes  parties  Ofitiques  du  microscope  composé. 

Itvl.  Si  l’objet  était  au  foyer  mémo,  les  rayons,  après  avoir  tra- 
versé l’objectif,  sortiraient  parallèlement,  ou  ils  diiergeraient  s’il 
était  entre  l’objectif  et  le  foyer,  et  l’image  serait  indélinic.  11  est  par 
conséquent  placé  nn  peu  au  delà  du  foyer  ilig.  -17,  ii).  Alors 
les  rayons  lumineux  qui  le  traversent  iiuaiui  il  est  vu  par  réllexion 
de  la  lumière,  sont  rendus  convergents  par  les  lentilles  de  l’objectif 
et  s’enire-croisent  presque  immédiatement  au-dessus  de  lui,  de  ma- 
nière à ce  que  ceux  de  droite  passent  à gauche,  et  réciproquement. 

En  recevant  sur  un  verre  dépoli  le  faisceau  lumineux  au-dessus 
du  croisement  des  l'ayons,  on  aurait  une.image  renversée  de  l’objet 
(II),  et  d’autant  plus  grandie  ipi’on  la  recevrait  plus  loin 
au-dessus  de  l’objectif.  Mais  comme  cette  image  serait  très- 
vague  et  irisée  sur  les  bords  (parce  que  l’entre-croisement  de  tous 
les  rayons  ne  se  fait  pas  précisément  au  même  point),  un  premier 
diaphru(ime  (D  D)  est  placé  au  niveau  de  la  jonction  du  CÆrps  et 
(kl  cône  du  microscope,  et  arrête  les  rayons  les  plus  divergents. 

162.  Le  verre  de  champ  il,  Z)  de  l’oculaire  a pour  but 
de  recueillir  les  rayons  divergents  les  plus  centraux  que  laisse 
passer  ce  premier  diapbragme,  et  qui  sans  lui  viendraient  former 
une  image  en  1 1.  11  les  rapproi  he  et  les  fait  entre-croiser  plus  tôt, 
ce  qui  rend  le  grossissement  deux  ou  trois  fois  moins  considérable; 
mais  du  rapprocliomeiit  des  faisceaux  et  de  la  concentration  de  la 
lumière  qui  en  résulte,  l’image  devient  beaucoup  plus  lumineuse  et 
plus  nette.  En  même  temps  ces  faisceaux,  devenus  convergents, 


Digitized  by  Google 


128 


USAGES  DU  DIAPimAGME  DE  L OCULAIIlE. 


peuvent  arriver  à l'œil  en  beaucoup  plus  grand  nombre , et  par 
conséquent  faire  voir  une  plus  grande  étendue  de  la  préparation  à 
la  fois,  puisque,  au  lieu  d'être  abandonnés  isolément  à eux-mémes, 
si  l'on  peut  ainsi  dire,  ils  sont  rassemblés  d’une  grande  surface  et 
rendus  convergents  vers  l’œil..  Le  champ  de  la  vision  est  donc 
agrandi  par  cette  lenlille,  de  là  le  nom  de  verre  île  champ. 

163.  Lorsqu’en  elTet  on  supprime  le  verre  de  champ,  et  qu’on 
tient  l’œil  prés  du  verre  supérieur,  on  ne  voit  de  la  préparation 
qu’une  étendue  très-petite  et  circulaire,  qui  est  limitée  par  l’ou- 
verture de  la  pii])illc.  En  outre,  à chaque  mouvement  de  la  tête  ou 
de  l'œil  (o),  ce  point  éclairé  se  déplace  dans  le  même  sens  que  la 
pupille  ; de  sorte  qu’il  est  inqiossiblc  de  fi.xer,  même  pendant  un 
temps  assez  limité,  le  même  point  de  la  préparation  qu’on  étudie, 
fi,  au  lieu  de  tenir  l’œil  prés  de  l’oculaire,  on  l’éloigne  peu  à peu, 
le  champ  s’agrandit  jusqu'à  ce  qu’il  soit  limité  par  le  diaphragme,  . 
parce  que  les  rayons  qui  sont  reçus  dans  l’œil  étant  de  plus  eu  plus 
divergents,  limitent  un  angle  optique  plus  grand.  Les  objets  vus 
ainsi  paraissent  bien  plus  grands,  mais  leur  image  est  bien  moins 
nette  ; scs  bords  sont  dilTus  et  irisés,  et  en  outre  les  faisceaux  de 
lumière  n’étant  pas  rassemblés,  l’image  est  peu  éclairée. 

Connue  le  champ  est  d’autant  plus  restreint  que  le  pouvoir  am- 
plifiant obtenu  à l’aide  des  objectifs  est  plus  considérable  (parce 
qu’on  no  voit  alors  rpi’à  l'aide  des  rayons  passant  trés-prés  de  l’axe), 
il  en  résulle  qu’un  oeidaire  dépourvu  de  verre  de  champ  ne  pour- 
rait être  utile  que  pour  des  grossissements  très-faibles. 

IGi.  Ce  verre  n’est  pas  achromatique,  mais  sa  convexité  étant 
tournée  en  bas,  c’est-à-dire  opposée  à celle  des  lentilles  de  l'ob- 
jectif, l’aberration  de  réfrangibilité  de  celui-ci , dont  l’acbroma- 
tisme  n'est  pas  parfait,  se  trouve  corrigée  par  l’aberration  même  du 
verre  de  champ,  d’après  le  mécanisme  que  nous  indiquerons  plus 
loin. 

11  ne  reste  que  l’abcrriition  de  sphéricité  ; mais  elle  est  trés- 
diminuée  par  la  concentration  mémo  des  rayons  à l’aide  du  verre 
de  champ.  De  plus,  au  niveau  de  sou  foyer  se  trouve  dans  l’oculaire 
un  diaphragme  (fig.  47,  dd)  qui  la  réduit  à peu  de  chose,  en 
rétrécissant  seulement  un  peu  le  champ  de  la  vision. 

Ce  diaphragme  doit  avoir  une  ouverture  calculée  cl  être  placé 
assez  exactement  au  foyer  du  verre  de  l’œil  en  tenant  compte  de 
l'état  de  la  vision  de  l’observateur,  sans  quoi,  il  en  résulte  un 
petit  inconvénient  : le  contour  du  cbaqip  parait  coloré  tantôt  eu 
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bleu  tantôt  en  rouge,  par  suite  du  sectionnement  du  cône  de  rayons 
non  achromatiques  qui  se  trouvent  dans  cette  région;  il  ne  faut  donc 
pas  croire,  comme  cela  arrive  aux  commençant,  qu’un  microscope 
n'est  pas  achromatique  quand  ce  phénomène  se  présente, mais  simple- 
ment constater  une  petite  erreur  dans  le  placement  du  diaphragme, 
attendu  que  les  rayons  colorés  qui  appardissent  alors  ne  dépen- 
dent nullement  de  l’objectif.  D’autre  part,  c’est  ce  diaphragme  qui 
détermine  la  grandeur  de  champ  visuel  ; c’est  lui  qui  délimite  la 
superlicie  aperçue  par  l’œil,  et  non  pas  l’objectif  ; celui-ci  fournit 
une  surface  de  vision  beaucoup  plus  grande  que  le  champ  visible 
dans  un  microscope,  ainsi  qu’on  s'en  convaincra  en  projetant  sur 
un  écran  et  sans  oculaire  l’image  de  l’objet,  comme  on  le  fait  dans 
la  photographie  microscopique.  On  pourrait  certainement  construire 
des  oculaires  d’un  champ  visuel  plus  large,  mais  pour  le  faire  il  fau- 
drait augmenter  beaucoup  le  diamètre  du  verre  de  champ  ; il  en  ré- 
sulterait un  peu  de  courbure  de  l’image  des  objets  observés  ; en  outre 
cela  n’aurait  pas  grand  avantage,  parce  que  le  champ  actuelle'ment 
donné  dans  les  microscopes  est  plus  que  suffisant,  un  examen 
attentif  ne  pouvant  guère  embrasser  que  le  centre.  C’est  instinc- 
tivement que  pour  toutes  les  observations  très-délicates  les  micro- 
graphes ramènent  constamment  au  centre  le  point  é examiner 
qui  est  presque  toujours  trés-circonscrit. 

165.  Le  pouvoir  concentrateur  du  verre  de  champ  varie  avec 
chaque  oculaire.  Il  est  d’autant  plus  grand  que  le  verre  de  l’œil 
grossit  davantage;  pour  cela  on  donne  à ces  verres  une  courbure 
telle  que  la  longueur  focale  des  plus  laibles  oculaires  est  d’environ 
5-i  millimètres,  celle  des  plus  forts  (dont  le  tube  a 5 centimètres  de 
longueur,  par  exemple)  est  de  40  millimètres. 

166.  L’image  formée  comme  il  a été  dit  plus  haut  (fig.  47,  p.  125, 
t' i')  est  une  image  réelle  ; on  peut  la  recevoir  sur  un  verre  dépoli,  ce 
que  j'ai  fait  souvent,  cl  l'examiner  soit  à l’œil  nu,  quaiid  elle  est  assez 
grande  (comme  celle  d’une  écaille  de  papillon)  soit  à la  loupe,  ainsi 
qu'on  le  fait  pour  un  objet  quelconque.  Son  agrandissement  n’est 
que  do  40  ou  50  diamètres  pour  de  forts  objectifs;  l’einplui  du 
verre  supérieur  de  l'oculaire  (b)  ou  verre  frontal,  verre  oculaire, 
vient  conqiléler  le  grossissement.  Il  sert,  en  effet,  à grossir  de  5 à 
10  fois  encore  l’image  formée  dans  rinlérieur  du  tube  oculaire  par 
l’objectif  et  par  le  verre  de  champ. 

167.  Celle  lentille  n’est  autre  chose  qu’une  simple  loupe  non 
achromatique,  qui  sert  dans  ce  cas  à amplitier  cette  image  ii'  et 
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comme  le  fait  une  loupe  ou  microscope  simple  pour  tout  autre 
corps.  Mais  comme  l’image  grossie  de  tout  objet  vu  à la  loupe 
(fîg;  58,  p.  H2,  d)  est  une  image  virtuelle  qu’on  dit  être  reportée 
par  habitude  à la  distance  de  la  vision  distincte  (a'  b),  il  en  résulte 
qu’en  examinant  un  objet  au  microscope,  c’est  l’image  virtuelle 
(/'  r,  fig.  47)  de  son  intage  réelle  i'  i'  que  nous  avons  sous  les  yeux. 

De  la  distance  à laquelle  est  reportée  rimage  d'un  objet 
vu  au  micruscü|)e. 

168.  Celle  image  étant  vue  avec  la  loupe  ou  verre  supérieur  de 
l’oculaire,  se  trouve  reportée  par  un  acte  de  perception  se  passant 
dans  les  centres  nerveux  à une  certaine  distance  du  côté  de  l’objet 
d’où  vient  l’impression  (en  /'  /'  par  exemple)  qu'on  dit  être  celle 
de  la  vision  distincte.  Mais  on  peut  s'assurer,  par  expérience,  que 
celte  assertion  n’est  vraie,  ni  dans  le  cas  de  la  Joupe  ni  dans  celui 
de  l’oculaire,  qui  n’en  diffère  pas  au  fond. 

Le  fait  physiologique  du  report  de  l’image  vue  à la  loupe  au  delà 
du  point  où  est  placé  l'objet  déterminé  est  bien  vrai  ; mais  cette 
distance  n’est  pas  celle  de  la  vision  distincte. 

D'une  part,  même  avec  les  plus  forts  grossissements,  elle  est 
toujours  moindre  que  celle  de  la  vision  distincte  ordinaire.  D'autre 
part,  elle  varie  avec  chaque  système  optique  donnant  un  pouvoir 
amplifiant  différent,  soit  qu’on  l'obtienne  en  changeant  les  oculaires 
et  laissant  le  même  objectif,  soit  qu’on  change  les  objectifs  sans 
toucher  à l’oculaire.  Plus  le  pouvoir  amplitiant  est  considérable, 
plus  l’image  est  reportée  loin  ; plus  sa  distance  se  rapproche  de 
celle  de  la  vision  distincte.  Plus  il  est  faible,  moins  l’image  est 
reportée  loin,  plus  la  distance  diffère  de  celle  de  la  vision  distincte. 

Pour  chaque  système  grossissant  (oculaire  et  objectif),  la  distance 
à laquelle  l’image  est  reportée  est  la  même,  quel  que  soit  le  point 
de  la  vision  distincte  des  individus,  depuis  le  cas  de  myopie  ordi- 
naire jusqu’à  celui  de  vision  distincte  •habituelle  à 24  ou  26  centi- 
mètres. Elle  est  encore  la  même  pour  un  même  grossissement, 
quels  que  soient  le  volume  de  l’objet  étudié  et  l’intensité  de  la 
lumière  employée.  .Nous  aurons  à revenir  sur  ces  questions. 

169.  Pour  faire  cette  expérience  exactement,  il  faut  se  servir  d‘un 
oculaire  niicroinètre  (qui  sera  décrit  plus  loin)  dont  le  verre  supé- 
rieur grossit  exactement  dix  fois,  et  rend  par  conséquent  égal  à 
1 millimétré  chacun  des  dixiémes  de  millimètre  tracés  sur  la  plaque 
de  verre  dont  il  est  formé.  On  mesure  alors  exactement  les  dimen- 
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sions  linéaires  île  l’image  d'un  objet  déterminé,  une  écaille  de  pa- 
pillon, par  exemple,  placée  au  foyer  de  l'objectif.  Cette  image  ains 
mesurée  est  reportée  à l’aide  d’une  chambre  claire  sur  une  feuille 
de  papier  que  l’on  place  à toutes  les  distances  de  l’œil  qu’il  est 
nécessaire  pour  exécuter  l’expérience. 

On  trouve  ainsi  ipi’avec  un  pouvoir  amplifiant  réel  de  400  dia- 
mètres, il  faut  que  l’image  soit  mesurée  à 15  centimètres  3/4  du 
prisme  réflecteur,  pour  que  ses  dimensions  coïncident  exactement 
avec  celles  de  l’image  du  même  objet  mesurée  au  microscope.  Si 
la  distance  est  moindre,  l’image  faite  à la  chambre  claire  sera  plus 
petite  que  celle  qui  est  vue  dans  l’insti’unient.  Si  elle  est  plus  consi- 
dérable, elle  sera  de  plus  en  plus  grande,  et  à 22  centimètres  indi- 
qués comme  distance  ordinaire  de  la  vision  distincte,  on  aura  un 
dessin  qui  sera  environ  le  double  de  l’image  vue  dans  le  microscope. 

170.  Voici,  du  reste,  le- tableau  des  chiflj’es  que  j’ai  obtenus  pour 
chacun  des  objectifs  de  mon  microscope  et  l’oculaire  précédem- 
ment indiqué  qui  est  le  plus  fort.  Les  oculaires  plus  faibles  don- 
naient avec  les  mêmes  objectifs  des  chiffres  intermédiaires. 

Ce  microscope  est  un  ancien  modèle  à tube  court. 
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171.  Ces  mesures  sont  susceptibles  d'une  assez  grande  précision 
quand  on  a, acquis  un  peu  l'habitude  de  les  prendre  et  qu'on  y met 
le  soin  nécessaire.  Mais  lors  même  qu’en  les  répétant  avec  diverses 
chambres  claires  et  des  objets  d’autres  dimensions  on  ne  tombe 
pas  exactement  sur  les  mêmes  chiffres,  les  différences  ne  dépassent 
jamais  I ou  2 millimétrés.  En  outre,  on  retrouve  toujours  que  la 
distance  à laquelle  est  reportée  l’image  de  l’objet  avec  les  dimen- 
sions qu’elle  a dans  le  microscope  varie  avec  chaque  système 
d'oculaire,  et  d'objectif,  et  que  plus  le  pouvoir  amplifiant  est  consi- 
dérable, plus  l'image  est  reportée  loin,  et  vice  versa. 

C'est  lù  un  fait  physiologique  expérimental  curieux  qui  démontre 
que  l'hypothèse  qui  veut  que  l’image  d'un  objet  vu  à la  loupe 
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soit  roportée  ü la  distance  de  la  vision  distincte,  ne  se  véritie 
pas  par  l'expérience,  et  que  par  conséquent  elle  doit  être  rejetée. 

Il  explique  pourquoi  les  dessins  faits  à la  cliaiubrc  claire  ou 
par  le  procédé  dit  de  la  double  vue,  à la  distance  de  la  vision 
distincte,  sont  toujours  à peu  prés  deux  fois  plus  grands  que 
l'image  de  l’objet  (iguré  vue  directement  dans  le  microscope. 

Il  explique  aussi  pourquoi,  on  divisant  le  chiffre  20  ou  22  cen- 
timètres, donné  comme  étant  celui  de  la  vision  distincte,  par  la 
longueur  focale  d'une  loupe,  afin  d'avoir  le  pouvoir  amplifiant  de 
celle-ci,  on  obtient  un  chiffre  qui  est  plus  fort  au  moins  d'un  tiers 
(et  ordinairement  plus)  que  le  pouvoir  amplifiant  indiqué  par  la 
comparaison  directe  d'un  objet  d'une  grandeur  comme  (et  grossi 
par  celle  loupe)  avec  une  règle  divisée  exactement  en  millimètres. 

Ainsi  ce  procédé  est  inexact,  et  appliqué  au  microscope  il  a causé 
des  erreurs  analogues  ; comme  nous  le  verrons,  il  dojt  être  aban- 
donné dans  ce  cas  comme  dans  rautre,  et  à bien  plus  forte  raison. 

•/.  Tlicoi'if  des  avantages  du  verre  de  cliaiiip. 

172.  C'est  à Iluygliens  qu'on  doit  le  perfectionnement  des  oculai- 
res, qui  consiste  à leur  ajouter  un  verre  de  champ,  et,  depuis  cette 
épotpie,  on  les  appelle  quelquefois  oculaires  de  Huyghens.  Il  avait 
ajouté  le  verre  de  champ  dans  le  hut  d'augmenter  la  largeur  du 
champ  de  la  vision  et  de  diminuer  l'aberration  de  sphéricité  en 
produisant  les  réfractions  dos  deux  verres  au  lieu  d’un  seul.  Mais 
Huyghens  ne ‘reconnut  pas  toute  la  valeur  de  cet  oculaire  : ce  fut  le 
savant  jésuite  de  Raguse,  Boscowich,  qui,  vers  1770,  démontra  le 
premier  que  par  cette  importante  disposition  des  deux  verres  de 
l'octilaire,  il  avait,  sans  le  savoir,  corrigé  une  grande  partie  de 
l’aberration  de  réfrangibilité. 

175.  Nous  savons  déjà  que  l'aherration  de  sphéricité  est  dimi- 
nuée beaucoup  par  le  fait  du  rapprochement  par  le  verre  de  champ 
des  rayons  lumiueux  vers  l'axe  du  microscope,  ce  que  prévoyait 
linyghens,  et  enfin  par  le  diaphragme  qui  supprime  les  rayons  les 
plus  divergents. 

Quant  à l'action  du  verre  de  champ  sur  l'aberration  do  réfrangi- 
bilité, elle  est  |dus  compli(|uée.  Soit  (lig.  48)  un  oculaire  formé  de 
deux  verres  plans  convexes  LE,  CN,  séparés  par  un  diaphragme 
et  placés  à une  distance  l'un  de  l'autre  qui  égale  la  moitié  de 
leurs  longueurs  focales;  ayant  de  plus  leurs  plans  tournés  vers 
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l'oeil  cl  leur  convexité  vers  un  objectif  non  achromatique  ou  non 
parfaiteniciil  achromatique,  ce  qui  est  le  cas  ordinaire. 

Si  le  verre  de  champ  manquail,  les  rayons  extrêmes  partis  des 
bords  et  dn  centre  de 
Tobjet  viendraient  de  rr 
en  reformer  une  imago 
colorée,  composée  d’au- 
tant d’images  qu'il  y a 
de  couleurs  dans  la  lu- 
mière blanche  et  sous- 
tendant  tous  l'angle  o. 

Les  couleurs  les  moins 
réfrangibles,  comme  le 
rouge,  sont  les  plus  ex- 
térieures rr;  les  plus 
réfrangibles,  comme  le 
violet,  sont  au  contraire 
les  plus  intérieures  v v. 

Il  faut  remarquer,  en 
outre,  que  les  images  r r 
ft  rr  sont  courbées  en 
sens  invei’se  de  ce  qu'il 
faudrait  pour  qu’elles 
fussent  vues  distincte- 
ment par  le  verre  con- 
vexe LE. 

Or  l'action  dn  verce 
de  champ  CiV  est  préci- 
sément de  modifier  la 
disposition  des  images 
de  manière  à ce  que  les 
couleurs  rr  et  rr  sous- 
tendent  l'angle  visuel  Val',  ouvert  en  sens  inverse  de  l'angle 
ror,  et  soient  enveloppées  par  lui  en  li  Y,  R F;  de  telle  sorte  que 
. les  rayons  rouges  rr,  au  lieu  d'étre  placés  en  dehors  des  violets 
rr,  soient  au  cxinlraire  en  dedans,  en  un  mot  qu'on  ait  /{il  < F F. 

L'œil  se  trouve  alors  au  sommet  d'un  cône  qui  enveloppe  toutes 
les  images,  ce  qui  n'a  pas  lieu  quand  le  verre  de  champ  manque, 
ainsi  que  le  montrent  les  angles  rar>rar;  d'où  rr>rr  ne  se- 
raient pas  superposés,  et  les  rayons  rouges  se  trouveraient  en  do- 
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hors  dos  rayons  violets  formant  ainsi  des  anneaux  concentriques 
diversement  colorés. 

Enfin,  en  même  temps  que  le  veire  de  champ  fait  converger  les 
rayons  or,  or'  en  oir,  oir’,  il  renverse  aussi  la  courbure  des  ima- 
ges rr  et  vv  pour  leur  donner  la  fonne  r'r'  et  v'  v'.  C'est  la  cour- 
bure nécessaire  pour  qu'elles  soient  vues  nettement  avec  le  verre 
de  I fcil  LE,  h l'aide  duquel  on  obtient  les  images  virtuelles  à peu 
près  droites  flfl,  VV,  sous-tendant,  comme  nous  l'avons  dit,  toutes 
les  couleurs  dans  le  même  angle  V’o  V.  Les  images  rouges  et  bleues 
ont  été  aussi  amenées  très-prés  Tuno  de  raulréen  r’r',  v'v'  par  le 
verre  de  champ,  ce  qui  tend  encore  aies  faire  passer  presque  inco- 
lores par  le  verre  de  l'œil. 

Ainsi  les  faiscenu.v  de  rayons /"/'o  partis  d'un  objet  concourent, 
après  leur  réfruclion  dans  un  objectif  non  achromatique  ou  incom- 
plètement aebromatique,  vers  des  images  colorées  placées  entre  le 
foyer  conjugué  r situé  sur  l'axe  oa,  correspondant  aux  rayons  rou- 
ges, et  le  foyer  a des  rayons  violets;  tontes  ces  images  ainsique  l'objet 
sous-tendeiit  le  même  angle  au  centre  optique  o.  La  lentille  C N re- 
çoit en  il  les  faisceaux  réfractés  par  l'objectif  avant  leur  concours 
en  r r;  les  nouvelles  réfractions  qu'elle  leur  lait  subir  déterminent 
la  formation  d'autres  images  r'r'  et  v'v',  plus  petites  et  plus  rap- 
prochées de  i'objet  que  rret  vv;  chaque  image  r'  ou  v'  sous-tend 
le  même  angle  au  centre  optique  p du  verre  do  champ  que  l'image  r 
ou  V correspondante.  Mais  cet  angle  p varie  d'une  couleur  à l'autre: 
il  est  plus  grand  pour  les  rayons  les  plus  réfrangibles,  qui  sont  les 
rayons  violets. 

D'après  cela,  quoique  l’image  rr  soit  plus  grande  que  nu,  la 
nouvelle  image  r'r'  qui  sous-tend  le  petit  angle  npr'  peut  devenir 
plus  petite  que  v'v',  qui  sous-tend  le  grand  angle  mpv',  et  sous- 
tendre  conséquemment  le  même  angle  que  celte  dernière  au  centre 
optique  a de  l’oculaire  LE;  en  sorte  que  les  images  virtuelles  HH, 
V F soient  vues  sous  le  même  angle  et  reportées  à une  certaine  dis- 
tance de  l’œil  de  l'observateur. 

17-i.  Nous  venons  de  voir  quelles  sont  les  modifications  que  le 
verre  de  champ  fait  subir  à la  direction  des  faisceaux  lumineux 
qui,  en  traversant  l’objectif,  ont  subi  une  dispersion  plus  ou  moins 
considérable,  cl  se  sont  colorés,  il  nous  reste  à dire  comment  l'action 
dispei-sive  du  verre  de  champ,  qui  n’est  pas  aebromatique,  se  trouve 
corrigée  par  le  verre  de  l’œil,  qui  lui-même  n’est  pas  achroma- 
ti(|uo  (fig.  i9).  C'est  lA  le  progrès  que  Boscowich  a fait  faire  à la 
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tliéorio  du  perfectionnement  de  l'oculnire  par  le  verre  de  e.hamp. 

lies  rayons  E"  qui  vont  frapper  le  verre  de  champ  en  Ce  s'y  dé- 
eoraposenf,  car  ce  verre  n'est  pas  achromatique;  les  rayons  roufres 
se  dirigent  en  dehors  en  CE  et 
C a,  les  violets  plus  en  dedans 
ce  et  ce'.  Or,  si  les  rayons  n'é- 
taient pas  ainsi  séparés  on  dij- 
férentes  couleurs  à Icui'  an'ivée 
au  verre  de  l’œil  LL,  celui-ci 
n'étant  pas  achromatique  non 
plus,  ils  se  chromatiseraient,  et 
sortiraient  en  direction  non  pa- 
rallèle, de  manière  à aller  pro- 
duire sur  la  rétine  des  images 
colorées.  Mais  la  séparation 
même,  effectuée  par  le  verre 
de  champ,  fait  que  les  rayons 
ponctués  violets  Ce  et  ce'  tom- 
bent plus  prés  du  centre  du 
verre  oculaire  que  les  rouges' 

CE  et  c a.  Or,  comme  le  pouvoir 
réfringeut  de  cette  lentille,  à 
cause  de  sa  courbe  sphérique, 
est  plus  petit  vers  le  centre 
qu’au  bord,  et  que  les  rayons  violets  sont  justement  les  plus  ^ 
réfrangibles,  il  en  résulte  que  l'action  du  verre  de  l’œil  compense 
exactement  la  dispersion  produite  par  le  verre  de  champ,  et  i|ue 
les  rayons  E et  e,  o et  e'  sortent  sensiblement  parallèles.  Us  peu- 
vent conséquemment  rencontrer  tous  l’axe  optique  ao  trés-prés 
l’un  de  l'autre,  et  agissent  sur  la  rétine  comme  un  seul  point  lunii* 
neiix.  Ce  qui  se  passe  ici  pour  un  seul  faisceau  et  les  couleui-s 
extrêmes  rouge  et  violet  se  passe  aussi  de  la  même  manière  pour 
les  faisceaux  et  les  couleurs  intermédiaiiTs.. 

175.  Dans  tout  ce  que  nous  avons  vu  jusqu'à  présent,  relative- 
ment au  microscope  composé,  on  a pu  reconnaître  que  l'image  se 
point  renversée  dans  l’œil  (voyez  ci-dessus  p.  125,  fig.  47),  telle 
qu’on  peut  la  recevoir  au-dessus  de  l’objectif.  Tous  les  mouvements 
qu’on  veut  faire  exécuter  dans  une  direction  donnée  à l’image  vue 
. dans  le  microscope  ne  sont  par  conséquent  obtenus  que  pur  un 
mouvement  en  sens  inverse  de  l’objet  lui-même,  ce  (pii  offre  du 
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reste  peu  d’inconvénients,  car  on  prend  vite  l'habitude  d’exécuter 
ces  mouvements  en  sens  inverse  de  ceux  que  fait  l’image.  Pour  la 
redresser,  il  faudrait  employer  deux  prismes  croisés  à angle  droit 
ou  deux  objectifs  superposés  ; ces  moyens  sont  utilisés  dans  la  con- 
slruclion  des  microscopes  il  dissection,  mais  ils  entraînent  une 
perte  de  lumière  telle  que  l’instrument  ne  pourrait  plus  recevoir  de 
forts  objectifs,  en  sorte  qu’il  est  impossible  de  les  employer  ici. 
Nous  en  reparlerons  du  reste  plus  loin. 

B.  Partie  mécanique  du  microscope. 

176.  IjCs  microscopes  varient  à l’infini  sous  le  rapport  de  la 
forme,  du  volume,  de  la  solidité,  de  l’élégance,  etc.  C’est  surtout 
h cet  égard  que  chacun  vaille  au  déiriment  des  autres  instrumenis 
celui  auquel  il  est  habitué.  On  peut  en  général  regarder  ce  fait 
comme  indiquant  peu  d’expérience  du  roicroscopt',  ou  au  moins 
qu’elle  est  restreinte  à l’emploi  du  seul  instrument  dont  on  parle, 
car  rien  ne  vient  justifier  d’une  manière  bien  frappante  ces  éloges 
ou  ces  reproches  exagérés.  On  reconnaît  bientét  qu’ils  ne  sont  basés 
que  sur  la  nécessité  de  s’accoutumer  à tenir  les  mains  dans  une 
position  un  peu  différente  de  celle  à laquelle  on  est  exercé,  ou  é 
les  porter  à une  vis  placée  dans  un  autre  endroit,  etc. 

177.  On  ne  saurait  contester  qu’en  anatomie  les  plus  simples 
microscopes  et  les  plus  solides  sont  les  meilleurs;  ce  sont  même 
lé  des  conditions  qu’il  est  habituellement  indispensable  de  leur 
voir  remplir.  Il  faut  en  outre  que  le  poignet  puisse  être  appuyé  sur 
la  table  où  est  placé  Ijnstrument,  afin  de  pouvoir  travailler  longtemps 
sans  fatigue,  pendant  que  les  doigts  reposent  sur  la  platine  du  mi- 
croscope et  y exécutent  divers  mouvements. 

L'ne  certaine  pesanteur  du  pied  destinée  à lui  donner  de  la  soli- 
dité, tout  en  laissant  ses  dimensions  limitées  à 10  ou  à 1S  centi- 
mètres de  diamètre , sont  encore  des  qualités  nécessaires  au 
microscope  de  l’anatomiste  qui  est  obligé  de  le  porter  dans  un 
laboratoire,  ou  en  voyage,  sans  qu’il  occupe  trop  de  place  et  qu’il 
risque  d’étre  ébranlé,  faute  d’une  table  disposée  exprès.  Il  est  en- 
core indispensable  que  la  platine  soit  horizontale  et  en  verre  noir 
dépoli,  inattaquable  é l’eau  de  mer  et  aux  réactifs  acides  dont 
chaque  instant  il  faut  se  servir,  ce.  qu’on  ne  peut  guère  faire  sans 
en  répandre  sur  elle. 

11  est  incontestable  aussi  que  les  microscopes  qui  remplissent  • 
ces  conditions  nécessaires  pour  l'étude  de  l’anatomie  sont  égale- 
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ment  propres  A tous  les  autres  genres  d’études,  telles  que  la  bota- 
nique, l’anatomie  végétale,  la  zoologie,  la  physiologie,  etc.,  qui 
en  général  sont  plus  simples,  demandent  l'emploi  de  moins  de 
réactils  et  de  moins  de  manœuvres  diverses  que  les  études  d’ana- 
tomie animale.  ' ■ ' ' 

178.  Ces  motifs  doivent  décider  à repousser  l’emjiloi  de  ces 

grands  microscopes  qui  demandent: souvent  une  table  faite  exprès, 
soit  à cause  de  leur  hauteur,  soit  A cause  de  leur  complication.  Céux 
qui  se  vissent  sur  la  boite  qui  doit  les  renfermer,  dont  le  volume 
est  toujours  gênant,  sans  parler  de  la  hauteur  et  du  peu  de  solidité 
de  leur  platine,  doivent  aussi  être  laissés  de  côté.  Ceux  ddnt  la 
platine  est  oblique  et  fixe  no  doivent  pas  nous  arrêter  non  plus, 
parce  que,  dès  qu'on  est  obligé  de  mettre  l’olqet  à examiner  dans 
une  quantité  de  liquide  un  peu  considérable,  ce  qui  est  à cllaque 
instant  indispensable,  la  plaque  de,  verre  supérieure  glisse  sur 
l’autre  et  la  préparation  se  perd.  Ceux-là  ne  sont  guère  bons  que 
pour  les  préparations  sèches.  : ' i . , . ■ u i 

La  complication  de  ces  micro.scope.s  entraine,  beaucoup  d’auti'es 
inconvénients  qu'il  est  inutile  d’énumérer,  sans  qu’ili  yi  ait  com- 
pensation réelle  par  d’autres  avantages.  r -1  ei 

On  trouvera  la  description  de  ces  instpumentsct.de  beaucoup 
d'antres  accessoires  de  toute  espèce,  dans  les  traités  du. microscope 
de  MM.  Chevallier  (1859),  Dujardin*,  ilaiTing  {loc.  cil.)  Strau.ss’, 
Quekelt’,  etc.,  où  ils  sont  longuement  décrits. 

a.  Disposition  pënérale  des  pièces  do  microscope.  » 

179.  Dans  le  microscope  grand  modèle  de  Nachet  (fig.  50)  l’in- 
strument  se  compose  d'une  base  en  forme  de  fer  à cheval,  sur  la- 
quelle sont  fixées  deux  colonnes,  dont  les  chapiteaux  sont  les,  axes 
d'un  arbre  transversal  solide  porteur  de  tout  l'appareil,  .''iircet  arltre 
est  vissé  un  plateau  circulaire  dans  lequel  tourne  la  table  nu  platine 
destinée  à recevoir  les  objets.  Cette  platine  contient  un  système  de 
coulisses  très-minces  pouvant  se  mouvoir  par  le  moyeu  de  deux  vis 
et  produisant  deux  mouvements  à directions  rectangulaires,  de  telle 
façon  que  l'objet  peut  être  promené  dans  toutes  les  directions.  .Sur 
cette  platine  mobile  sont  fixées  des  pinces  à ressorts  pour  tenir  les 

' Dujardin,  Htmuel  de  l'obtervaleur  nu  microtcope.  Paris,  1843.  1 vol.  in-18, 
avec  atlas. 

* Slraiiss-Durclilteim,  Trailf  d'nnntnnue  cumparniirc.  Paris,  1842.2  vol.  in-R. 

* Quckctl,  Prntical  treatine  on  the  uxc  of  thr  Microscope.  l.ondrPS  cl  Paris 
1848.  In-8,  avec  flinires. 
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objets,  cl  elle  est  incrustée  d’une  glace  noire  qui  la  garantit  contre 
la  destruction  produite  sur  le  cuivre  par  les  réactifs  employés  pen- 
dant les  observations.  Sur  l’oieillc  de  la  partie  fixe  de  cette  platine 
se  trouve  établie  la  base  d'une  colonne  dans  laquelle  se  meut  une 


Fig.  SO.  — Nîci'osco^  grand  modiHe  de  Nachct. 

tige  à crémaillère  reliée  au  ttibe  dans  lequel  glisse  le  corps 
du  microscope.  Cette  crémaillère,  mise  en  mouvement  par  les  deux 
boutons  que  l'on  voit  à la  partie  supérieure  de  la  colonne  produit 
un  mouvement  d’abaissement  ou  d’élévation  de  tout  le  système  op- 
tique. On  voit  que  la  platine,  en  tournant  dans  l'anneau  de  repos 
fixé  à l'arbre  d’inclinaison,  fait  tourner  en  même  temps  l'appareil 
optique  avec  toute  sa  disposition  des  appareils  destinés  à la  mise 
au  point.  Le  mouvement  lent  se  compose  d'une  vis  micrométrique 
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appliquée  au  milieu  du  corps.  Le  mécanisme  de  ce  mouvement  lent 
consiste  en  un  double  tube  intérieur  sur  lequel  les  objectifs  se  vis- 
sent de  telle  sorte,  que  s’ils  viennent  à toucher  l’objet,  ils  remon- 
Icnt  sous  l'effort  de  la  résistance;  c’est  ce  même  lube  qui,  monté  à 
ressort,  obéit  à l'impulsion  de  la  vis  de  rappel  agissant  sur  un  petit 
levier  placé  dans  la  boite  circulaire  qu’on  aperçoit  au  milieu  du 
corps.  Le  corps  tout  entier,  pouvant  s’élever  et  tourner  dans  le  ca- 
non central,  permet  do  donner  à la  vis  de  rappel  la  position  qu’il 
devient  nécessaire  d’obtenir. 

L'éclairage  par  transparence  des  objets  s'obtient  au  moyen  d'un 
double  miroir  con-  / 

cave  monté  sur  un 
système  d'articula- 
tion ( lig.  51  ) con- 
courant à permettre 
toutes  les  positions 
possibles  des  mi- 
roirs dans  un  espace 
assez  considérable, 
de  façon  que  les  ef- 
fets de  lumière  obli- 
que puissent  être  ob- 
tenus avec  la  plus 
grande  facilité.  La 
pièce  de  cuivre  rec- 
tangulaire qui  relie 
ces  articulations  à 
la  platine  du  micro- 
scope porte  un  sys- 
tème de  coulisses 
mues  par  un  levier 
pour  faire  appro- 
cher ou  éloigner  de 
l’objet  un  anneau 
centré  avec  la  pla- 
tine, dans  lequel  on 
place  les  cundensa- 
teiirs,  diaphragmes  et  appareils  dont  l’intervention  est  nécessaire 
pendant  les  études,  et  que  nous  décrirons  plus  loin  dans  le  chapitre 
OH  il  sera  question  de  l’éclairage  des  olgets.  Quand  on  fait  intervenir 


Fig.  5i.  --  Microscope  Nachet,  graiiU  modèle. 
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la  lumiOre  ubliqup,  on  milève  cet  annoaii  afin  de  dégager  le  dessous 
de  la  platine,  de  sorte  que  la  ImniiTe  rasante  puisse  atteindre  I'oIj- 
jet.  Cel  inslruinent  renferme  ainsi  tous  les  mécanismes  importants 
et  nécessaires  aux  observations  les  plus  délicates.* 

180.  L'emploi  de  deux  tiges  ou  colonnes  (au  lieu  d’une  seule  ou 

il'un  tambour),  afin  de  pouvoir  renverser  le  corps  du  microscope,  a 
été  introduit  par  Georges  .lackson  en  1838  '.  Le  pied  triangulaire  à 
deux  branches  ouvertes  en  fer  é cheval  en  avant  et  portant  deux  co- 
lonnes a été  décrit  par  Hoss  en  1813  Le  volume  et  la  forme  arron. 
die  ou  anguleuse  du  pied  et  de  ses  colonnes  ont  été  depuis  plus  ou 
moins  modifiées  successivement  par  chacun  des  constnicteurs  ayant 
adopté  ce  type.  ' 

181.  La  description  qui  stiil  se  rapporte  aux  gi-and  et  moyen 
modèles  des  microscopes  de  Charles  Chevalier,  de  Georges  Ober- 
hæuser  et  de  Nachet,  qui  ont  été  imités  par  d’autres  opticiens, 
mais  ordinairement  avec  des  modifications  parfois  plus  nuisibles 
qu’utiles.  La  longueur  du  corps  rend  moins  commodes  des  micro- 
scopes d’un  modèle  analogue  qui  se  font  en  Allemagne.  Il  sera  (|ues- 
tion  plus  loin  des  objectifs  séparément. 

Le  pied  des  microscopes  de  moyen  ou  do  petit  modèle  se  com- 
pose en  général  d’une  hase  circulaire  de  10  centimètres  environ  de 
diamètre,  épaisse  de  2 centimètres  ; elle  est  en  laiton  creux,  et  du 
plomb  coulé  dans  sa  cavité  lui  donne  le  poids  auquel  est  dû  en  partie 
sa  grande  solidité.  Une  lame  de  cuir  est  collée  en  dessous,  afin  d’em- 
péchcr  rinsirument  de  glisser. 

La  base  est  surmontée  d’un  tambour  cyliiidrii|uc  haut  do  C ou 
7 centimètres,  qui  présenlejme  ouvei'tui'e  quadrilatère  pour  laisser 
an  iver  la  lumière  sur  un  miroir.  l.a  monture  de  celui-ci  est  fixée  dans 
le  tambour  à l’aide  de  doux  vis,  dont  les  pignons  saillants  en  debors 
serventà  fairevarier  son  inclinaison  à volonté  ])our  éclairer  l’objectif. 

Cette  monture  doit  porter  sur  une  de  ses  faces  un  miroir  con- 
cave, destiné  à concentrer  la  lumière,  et  un  miroir  idan  sur  l’autre 
face.  Ce  deriiier  sera  employé  dans  les  cas  où  l'on  se  sert  de  faibles 
grossissements,  ayant  un  champ  trop  vaste  pour  que  les  rayons  réu- 
nis par  le  miroir  concave  puissent  l’éclairer  en  entier. 

Le  tambour  est  fermé  en  haut  par  la  platine  (fig.  32),  formée 
d’une  plaque  circulaire  de  verre  noir  dépoli,  enchûssé  exactement 
dans  une  épaisse  plaque  de  cuivre,  dont  les  bords  sont  percés  de 

* htirrnnropirnl  Journal,  iK58. 

* l/mdoti  philoMophical  Journal,  1843. 
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deux  ou  quatre  trous,  dans  lesquels  on  engage  de  petits  chevalets 
en  laiton,  destinés  à fixer  le  porte-objet  à une  place  déterminée. 

La  platine  peut  être  fixe  ou  à tour- 
billon. Elle  est  dite  tournante  ou  à 
tourbillon  quand  elle  peut,  à l’aide 
d'un  mécanisme  particulier,  tourner 
en  tout  sens  autour  de  son  centre.  Ce 
moyen  est  très-utile  pour  placer  un 
objet  que  l'on  veut  dessiner  dans  un 
sens  déterminé,  sans  être  obligé  de 
tourner,  la  pluijuc  qui  porte  la  pré- 
paration, ce  qui  souvent  dérange 
celle-ci.  Cette  platine  est  encore  utile 
dans  beaucoup  d’autres  circonstan- 
ces, et  peut  être  regardée  comme  in- 
dispensable en  anatomie  et  encore 
plus  en  zoologie. 

C’est  à Strauss-Durckheim  qu’on 
doit  l'invention  4“  à tambour 
des  microscopes  et  de  la  platine  tour- 
nante qui  les  surmonte.  ( Voy.  Stl'auss-  Eîg.  î>i-  — Ancien  microscope  grand 
,,  1 , • T r , ' modèle  de  iNochet. 

Durcklieim,  Traite  danat.  compa- 
rative, Paris  1842,  in-8“,  p.  81,  et  Comptes  rendus  des  séances  de 
l’Académie  des  sciences,  Paris  1845,  t.  20,  p.  744  et  802.)  Sa  pla. 
tine  tournait  sur  celle  qui  est  fixe  à la  partie  supérieure  du  tambour 
Ce  l'ut  Trécourt  qui  fixa  la  tige  portant  le  corps  du  microscope  à la 
platine  tournante  même  pour  que  l’instrument  restdt  toujours  bien 
cintré  (Strauss-Durckheim,  loc.cit.,  p.  79).  C’est  en  raison  des  faits 
précédents  que  le  nom  de  microscope  de  Strauss  est  parfois  donné  aux 
microscopes  à platine  tournante  quelle  que  soit  la  forme  du  pied,  et  c 

Au  centre  de  la  platine  se  trouve  un  orifice  circulaire  que  traverse 
la  lumière,  et  au-dessus  duquel  on  amène  l’objet  à étudier.  Dans  ce 
trou  glisse  verticalement,  au  moyen  d'un  genou  articulé  et  d'un 
manche  qui  fait  saillie  hors  du  tambour  par  une  fente  pratiquée  à 
son  côté  gauche,  un  petit  tube  destiné  à recevoir  des  diaphragmes 
à ouvertures  de  diverses  grandeurs.  Ces  diaphragmes  à mouvement 
vertical  jieuvcnt  être  rapprochés  plus  ou  moins  de  l'objet,  et  sont 
surtout  utiles  lorsqu’on  observe  à l’aide  de  la  lumière  artificielle. 

La  plaque  de  cuivre  de  la  platine  porte  sur  un  point  de  la  circon- 
férence une  oreille  à laquelle  est  fixée  solidement,  à l'aide  de  trois 
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vis,  line  colonne  de  laiton  on  de  bronze,  haute  de  quelques  ceidi- 
mèlres  ; elle  est  enliéremenl  cachée  par  un  tube  de  laiton  qui  glisse 
cxaclement  sur  elle.  Celui-ci  porte  à son  extrémité  une  branche  ho- 
rizontale, ou  tiroir,  carrée,  épaisse  qui  s’avance  jusqu’au  niveau 
du  centre  de  l'a  platine.  Là  cetto  branche  est  munie  d’un  tube  ver- 
tical dans  lequel  glisse  à frottement  doux  le  corps  du  microscope, 
qu’on  peut  ainsi  enlever  et  replacer  à volonté.  C’est  en  1847  que 
M.  Nachet  appliqua  à ce  modèle  une  plaque  glissante  placée  sous 
la  platine  percée  à sou  centre  d’un  trou  dans  lequel  joue  un  tube 
mu  par  un  petit  levier  qu’on  voit  représenté  sur  la  ligure  52,  de 
sorte  que  pour  placer  les  diaphragmes  il  n’y  avait  qu’à  tirer  en 
dehors  cette  plaque  ; le  tube  étant  garni  de  son  diaphragme  venait 
ensuite  se  replacer  sous  l’objet. 

La  colonne  de  bronze  est  traversée  dans  toute  sa  longueur  par 
une  vis  fnicromvtrique  en  acier,  qui  s’engage  dans  un  écrou  dont 
est  pourvu  le  sommet  du  tube  de  laiton  qui  la  recouvre.  Cette  vis 
est  entièrement  caebée  ; elle  peut  être  mise  en  mouvement  à l’aide 
d’un  pignon  que  porte  son  extrémité  supérieure  ou  l’inférieure,  et 
qui  se  trouve  alors  au-dessous  de  l’oeille  de  la  platine.  Chaque 
tour  de  cette  vis  fait  monter  ou  descendre,  d'une  Irés-pelile  quan- 
tité à la  fois,  le  tube  qui  glisse  sur  la  colonne,  ainsi  que  la  branche 
horizontale  qu'il  [lorle  à son  sommet. 

Comme  le  corps  du  microscope  est  placé  dans  l’anncnu  de  la 
branche  horizontale,  il  monte  et  descend  avec  elle.  Un  ressort 
élastique,  placé  dans  le  tube,  sert  à rendre  uniformes  les  mouve- 
ments déterminés  par  la  vis  ; il  tend  surtout  à faciliter  les  mouve- 
ments d'ascension  par  la  pression  continue  qu’il  excrcede  bas  en  haut. 

182.  L’axe  du  miroir  réflecteur,  le  centre  du  trou  de  la  platine  et 
les  diaphragmes  qu'on  y met,  les  objectifs,  le  corps  du  microscope 
et  les  verres  de  l’oculaire  sont  tous  exactement  centrés  les  uns  par 
rapport  aux  autres.  (Voy.  p.  125,  fig.  47.)  C’est  là  ime  condition 
indispensable  pour  que  les  observations  soient  possibles  et  que  le 
champ  soit  uniformément  éclairé.  Par  conséquent,  il  faut  éviter 
de  porter  le  microscope  par  le  support  vertical,  de  peur  que  quel- 
ques-unes de  ses  parties  ne  soient  faussées  par  le  poids  du  pied, 
qui  est  oonsidérablC)  cl,  par  suite,  n'améne  une  décentration  î c'est 
par  la  partie  verticale  du  pied  qu’il  faut  le  saisir. 

Des  mouvements  que  l'on  fait  exi'culer  aux  diverses  [larlies  du  niicroscoi>e, 
et  des  précautions  qu'ils  nécessitent. 

183.  Il  y a,  comme  on  le  voit;  deux  moyens  d'éloigner  ou  derap- 
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pi  ocher  l’objeclifdu  porte-ohjcl  ; l'iin  dans  lequel  on  ne  fait  que  glis- 
ser le  corps  du  microscope  dans  l'anneau  de  la  branche  horizontale. 
Il  n'est  employé  que  pour  exécuter  les  grands  mouvements  qu'exi- 
gent les  faibles  objectifs,  ou  pour  mettre  approximativement  au 
jmint  de  vision  nette,  ou  au  foyer  les  objectifs  forts.  (Quelquefois  on 
prend  l'habitude  d'user  de  ce  moyen  seul. 

L’autre  moyen  consiste  dans  l'emploi  de  la  vis  micrométrique. 
Elle  sert  à mettre  d'une  manière  précise  l'objectif  au  fioint,  quand, 
par  glissement  du  corps  du  microscope,  ce  dernier  a déjà  été  rap- 
proché de  manière  à n'avoir  que  quelques  tours  de  vis  à exécuter. 

On  doit,  pendant  l'examen,  avoir  toujours  la  main  au  pignon  de 
cette  vis,  afin  de  mettre  ainsi  au  point  successivement  toutes  les 
parties  de  chaipie  objet  qui  se  trouve  compris  dans  le  champ  du 
microscope. 

L'expérience  a montré  que  le  moyen  de  mettre  les  objets  au  foyer, 
qui  consiste  à faire  mouvoir  le  tube  du  microscope  seul  ou  avec  les 
branches  qui  le  supportent,  est  bien  plus  précis  et  moins  sujet  A dé- 
rangement que  celui  qui  consiste  à monter  ou  à descendre  la  platine. 

184.  Les  microscopes  que  nous  Venons  de  décrire  sont  verticaux; 
leur  hauteur  est  de  ÔO  centimètres  environ,  de  sorte  que,  placés  sur 
une  table  de  hauteur  ordinaire,  telles  qu'on  les  trouve  partout  (70  A 
75centim.),  leur  oculaire  est  situé  A la  hauteur  de  l'œil  d'une  per- 
sonne assise.  Il  suffit  d'incliner  un  pen  la  tète,  comme  on  la  tient 
pour  lire  ou  écrire,  pour  que  la  lumière  qui  traverse  le  microscope 
vienne  frapper  la  rétine  sans  qu'on  éprouve  de  lassitude. 

Après  avoir  travaillé  huit  A dix  heures  par  jour  à cet  instrument, 
on  n'est  pas  fatigué  plus  que  par  quelque  autre  travail  que  ce  soit. 
Si,  après  deux  ou  trois  heures  d’attention  continue,  on  a de  la  cé- 
phalalgie, il  est  facile  de  remarquer  qu’elle  est  de  même  genre  que 
celle  que  l’on  éprouve  après  un  temps  égal  ou  même  moindre  de 
lecture  attentive  ou  de  tout  autre  travail  intellectuel.  Ainsi  ce  qui 
fatigue  dans  les  études  microscopiques,  c’est  la  grande  attention 
souvent  continue  qu’on  est  obligé  de  leur  donner,  mais  nullement  la 
situation  de  la  télé. 

185.  Jusqu’en  1822)  on  ne  connaissait  que  le  microscope  vertical; 
la  monture  était  celle  d'EuleC)  le  tube  optique  était  fixe,  et  la  mise 
au  point  s’obtenait  à l’aide  d’un  bouton  A pignon  et  d’un  engrenage 
entraînant  la  platine.  La  vis  de  rappel  n'ètail  pas  encore  employée, 
car  ce  ne  fut  que  vers  1825  que  la  première  construction  des  forts 
grossissements,  par  Charles  Chevalier,  lui  suggéra  l'idée  d’adapter 
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au  microscope  une  vis  de  rappel  à boule,  biii  1850,  Amici  imagina 
le  microscope  horizontal,  ù ce  moment,  les  micrograplies  se  parta- 
gèrent en  deux  camps,  les  uns  préférant  rinstrument  horizontal, 
les  autres  le  vertical.  Charles  Chevalier  imagina  de  réunir  les  deux 
instruments  dans  un  même  appareil  et  créa  ainsi  rinstrument  dit 
microscope  universel. 

Les  microscopes  horizontaux  demandent  certainement  plus  de 
temps  pour  qu'on  s’habitue  à s’en  servir  sans  fatigue,  parce  qu’ils 
forcent  de  tenir  la  tète  un  peu  redressée,  d’où  résulte  bientôt  une 
lassitude  marquée  et  pénible  des  muscles  du  cou.  Ue  phis,  étant  cou- 
dés par  le  milieu,  leur  hauteur  est  diminuée  de  prés  de  moitié,  ce 
qui  exige  qu'on  les  place  sur  une  table  élevée  ou  sur  un  support 
qui  les  éléve,  ou  bien  que  leur  pied  soit  trés-élevé,  ce  qui  les  com- 
plique et  rend  leur  emploi  difficile. 

Un  peut,  du  reste,  à l'aide  do  la  chambre  claire,  rendre  horizon- 
taux certains  microscopes  si  on  le  veut;  mais  on  les  rend  de  la  sorte 
trés-iiicomiiiodes.  Le  corps  de  ceux  de  Nachet  peut  être  dévissé  par 
le  milieu  et  recevoir  un  prisme  qui  le  rend  oblique  et  dirige  l’ocu- 
laire vers  l'œil  : cette  forme  n’est  pas  fatigante,  et  c’est  certaine- 
ment la  plus  commode  de  toutes  ces  modifications,  après  la  forme 
verticale.  Le  prisme  qu’on  emploie  pour  rendre  les  microscopes 
horizontaux  ou  obliques,  allongeant  un  peu  le  corps  de  l’iiistru- 
meijt,  grossit  de  quinze  à vingt  fois  les  objets  ; mais  en  même  temps 
il  fait  perdre  un  peu  de  lumière  et  de  netteté,  à cause  des  deux  sur- 
faces nouvelles  que  rencontre  la  lumière.  l)u  reste,  nous  aurons  à 
revenir  sur  les  inicruscopes  qu’on  incline  à volonté.  {Voy.  aussi 
fig.  50et51.) 

186.  Des  platines  mobiles.  — On  trouvera  décrites,  dans  les  trai- 
tés dn  microscope,  les  platines  mobiles  et  à chariot;  instruments 
compliqués  et  urdinaircment  inutiles,  parce  qu’à  l’aide  des  doigts 
un  s’habitue  à faire  plus  rapidement  et  avec  assez  de  précision  les 
mouvements  qu’ils  ont  pour  but  d'exécuter. 

Les  |datines  mobiles  ne  peuvent  pas  être  faites  de  matière  inat- 
taquable aux  acides,  ni  à tuiirbillun.  Souvent  aussi,  dés  que  la 
main  vient  à s’appuyer  sur  elles,  on  voit  qu’elles  lléchissent, 
et  l’objet  cesse  dés  loi's  de  se  trouver  au  foyer  de  l’objectif, 
ce  qui  gène  beaucoup  pendant  l’observation , surtout  avec  les 
grossissements  un  peu  forts.  Ces  accessoires  sont  loin  d’avoir,  en 
pratique,  les  avantages  qu’on  leur  attribue,  et  plus  on  s’en  sert, 
plus  011  est  frappé' de  leurs  inconvénients  ; plus  aussi  on  apprécie 
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les  platines  qui  n'ont  d'autre  mouvement  que  relui  à tourbillon.  Elles 
présenjient  seules  la  stabilité  désirable,  pour  prêter  un  point  d’appui 
aux  doigts  qui  sont  toujours  le  meilleur  instrument  accessoire  pour 
faire  exécuter  au  porte-objet  toute  espèce  de  mouvements,  même 
par  centième  de  millimètre.  Ce  sont  les  seules  platines  qui  sont  assez 
grandes  et  assez  fixes  pour  servir  en  même  temjts  de  table  à pré- 
paration des  objets  que  l’on  veut  étudier  et  de  support  pour  les 
lames  de  verre.  Toutefois,  en  décrivant  plus  loin  les  procédés  à sui- 
vre dans  l’examen  des  préparations,  nous  aurons  à signaler  quelques 
cas  dans  lesquels  on  peut  se  servir  utilement  des  microscopes  qui 
en  ont,  tels  que  beaucoup  des  microscopes  anglais. 

187.  Microiœpe 
(jrand  modèle  de 
Ross.  — Ce  micro- 
scope imaginé  par 
Andrew  Ross  a été 
perfeci  ionné  par  son 
fils,  Thomas  Ross, 
qui  en  a diminué  le 
poids  et  a perfec- 
tionné la  conslruc- 
tiondupied  (fig.53). 

Le  plan  général  de 
Ross  est  essentiel- 
lement le  même  quQ 
celui  qui  a été 
adopté  sous  une 
forme  plus  simple 
par  beaucoup  d'au- 
tres fabricants.  On  a 
donné -une  grande 
attention  à la  soli- 
dité, surtout  dans 
les  parties  où  il 
peut  y avoir  du  jeu, 
et  on  a obtenu  une 
répartition  très-ex- 
acte du  poids  des  diverses  pièces  par  rapport  à l’axe  horizontal  de 
rotation.  Le  mouvement  rapide  se  fuit  au  moyen  d'un  grand  bouton 
molette  B placé  en  haut  du  montant.  Il  fait  mouvoir  un  pignon  qui 

• C.  Bons.  — MicroMnpr.  10 


Pig.  5S.  — Grand  microscope  de  Boss  (de  l^ndres). 
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engrène  avec  une  crémaillère  pratiquée  sur  une  forte  tringle  qui 
porte  à son  soininct  un  bras  transversal,  lin  second  bouton  caché  ici 
par  le  pied  termine  Taxe  horizontal  du  pignon  et  peut  être  manœuvré 
par  la  main  gauche.  \jC  mouvement  lent  est  donné  par  un  bouton  mo- 
lette V agissant  sur  le  bras  transversal  derrière  la  base  du  corps  du 
microscope.  Il  agît  sur  le  nez,  c'est-ù-dire  sur  le  tube  placé  au-dessous 
du  bras  transversal  et  qui  porte  les  objectifs.  L'autre  bouton  que  l’on 
voit  à l'extrémité  dn  montant  sert  à réunir  solidement  le  montant  cl 
le  bras  transversal.  Il  peut  être  serré  ou  desserré  pour  donner  au 
microscope  un  léger  mouvement  latéral.  Ce  mouvement  ne  peut  se 
faire  que  sur  la  droite,  car  à gauche  il  y a un  arrêt  qui  détermine 
la  coïncidence  de  l’axe  du  corps  du  microscope  avec  le  centre  de  la 
plate-forme  et  avec  l’axe  du  système  d’éclairage  placé  au-dessous. 
C’est  dans  les  mouvements  de  la  plate-forme  que  se  remarque  le. 
soin  de  la  construction;  ils  soiit  an  nombre  de  troi.s' : l’un,  de 
droite  à gauche,  le  second  d’avant  en  arriére,  et  un  mouvement 
de  rotation.  Les  mouvements  rectilignes  qui  permettent  à la  plate- 
fuimc  et  à l’objet  qu’elle  porte  de  prendre  un  déplacement  de 
25  millimètres  dans  chaque  direction  sont  donnés  par  deux  vis 
placées  à droite  de  l’instrumenl;  elles  sont  côte  à côte  l’ime  de 
l’autre,  de.telle  sorte  que  l’une  peut  être  manœuvi'ée  par  l’index 
et  l’autre  par  le  médius,  le  pouce  pouvant  passer  facilement  de 
l’une  à l’autre.  La  plate-forme  sur  laquelle  est  l’objet  se  place  sur 
le  support;  elle  a un  mouvement  propre  d’avant  on  arrière,  qui 
permet  d'amener  l’objet  tout  prés  de  l’axe  du  microscope,  de  telle 
sorte  que  rajustement  définitif  se  fasse  au  moyen  de  la  vis.  Cette 
plate-forme  et  les  coulisses  qui  la  portent  peuvent  recevoir  un 
mouvement  de  rotation  au  moyen  d’un  bouton  placé  sous  le  porte- 
objet  à gauche.  Ce  bouton  fait  tourner  unj)ignon  qui  engrène  avec 
une  denture  circulaire  que  l’on  voit  sur  la  figure.  Tout  l’appareil 
peut  faire  alors  deux  tiers  de  révolution,  sans  que  l’objet  soit  le 
.moins  dn  monde  déplacé,  et  sans  qu’il  sorte  du  champ  du  micro- 
scope. La  graduation  de  la  denture  permet  de  l’employer  comme 
goniomètre.  Dans  le  modèle  perfectionné  de  cet  instrument  repré- 
senté ici,  tout  le  support  est  assez  mince,  et  l’ouverture  infé- 
rieure est  assez  large  pour  permettre  d’employer  de  la  lumière  très- 
obliipie.  Dans  ce  but,  le  miroir  est  monté  sur  un  bras  qui  peut 
s’allonger  é volonté  et  que  l’on  peut  fixer  à différentes  hauteurs  sur 
son  support  cylindrique. 

Au-dessus  du  pied  et  eu  face  du  support  auquel  un  fixe  le  ' 
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miroir  se  trouve  une  goutlii're  mobile  C que  I on  élève  ou  qu'on 
abaisse  au  iiiojen  d'un  boulon  molelé  placé  sur  le  côté.  C'est 
ce  que  M.  Iloss  appelle  le  second  support  ; il  est  représenté  à 
part  en  B.  Il  consiste  en  un  tube  cylindrique  destiné  à recevoir 


Fig.  lyi.  — MuToscujto  de  Ui>ss,  pelit  modêie. 


le  condenseur  achromatique , le  prisme  polarisant  et  d'autres 
accessoires.  Ici  il  est  muni  du  condenseur  imaginé  spécialement 
par  M.  Boss  pour  éclairer  im  grand  champ  avec  de  forls  grossisse- 
ments. Ce  support  supplémentaire  peut  aussi  recevoir  un  mouve. 
ment  de  rotation  au  moyen  d'un  bouton  molelé  I.  Deux  vis  lui  don- 
nent aussi  des  mouvements  rectilignes  de  peu  d'élendne,  l ime  en 
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devant  et  l'autre  à gauche.  Elles  servent  à mettre  Taxe  du  conden- 
seur exactement  sur  le  prolongement  de  celui  du  microscope.  Les 
avantages  particuliers  de  ce  microscope  consistent  dans  une  grande 
stabilité,  le  fini  du  travail  et  la  variété  des  mouvements  que  l'on 
peut  donner,  soit  à l'objet,  soit  aux  accessoires  du  support  supplé- 
mentaire; ses  inconvénients  en  ce  qu'il  est  peu  portatif,  en  raison 
de  son  poids  et  en  ce  que  ses  nombreux  mouvements  déroutent 
tout  d’abord  l'observateur.  La  complication  de  ces  mouvements  est 
d'ailleurs  plus  apparente  que  réelle,  car  chaque  partie  est  tout  à 
fait  indépendante  des  autres,  et  l'on  apprend  bien  vite  son  mouve- 
ment. Los  boutons  moletés  sont  tellement  placés,  que  la  main  passe 
facilement  de  l'un  à l'autre  pour  les  divers  ajustements,  sans  que 
l’œil  quitte  un  instant  l’objet.l'our  l’observateur  inhabile,  celte  mul- 
tiplicité de  boutons  épargne  de  la  peine  et  du  temps,  en  lui  permet- 
tant de  faire  avec  facilité  et  rapidité  ce  qu'il  ne  pourrait  obtenir 
autrement  qu'en  tétonnant.  , 

188.  Le  microscope  petit  modèle  de  Ross  (fig.  5-i)  fixé  sur  deux 
montants  droits  peut  s’incliner;  le  mouvement  prompt  d’éloigne- 
ment ou  de  rapprochement  s'obtient  par  la  crémaillère  mue  par  les 
boutons  A ; le  mouvement  lent  s’effectue  à l’aide  d’une  vis  O comme 
dans  le  grand  modèle  décrit  ci-dessus.  Le  plateau  P porte  aussi 
deux  vis  transversales  R et  G pouvant  déplacer  l'objet  sous  la  len- 
tille. Le  miroir  est  monté  sur  une  articulation  pour  obtenir  la  lu- 
mière obliqqe.  (Carpenler.) 

189.  Les  microscopes  des  deux  autres  principaux  constructeui-s  de 
Londres(.MM.  BecketPovvell  cl  Lcalandjressemblentassez  au  modèle 
décrit  de  Ross  nous  ne  les  décrirons  donc  pas,  les  modifications 

' L'objectif  de  pouce  de  M,  Ross  passe  pour  Cli'c  te  plus  parfait  qui  ait 
encore  été  construit,  du  moins  en  .Angleterre.  Carpenter  ne  croit  pas  que,  dans 
les  mêmes  circojtstances,  on  ait  fait  des  eipéricnces  qui  attestent  la  supériorité 
des  objectifs  d'immersion  construits  sur  le  continent.  MM.  StnilL  et  Bcck  ont 
construit  il  y a peu  de  temps  uia  objcctil  de  J de  pouce  i>our  l'observalion  des  ob- 
jets qui  exigent  un  grossissement  considérable,  mais  qui  n’ont  pas  besoin  de 
celle  grande  ouverture  angulaire  qui  oblige  à employer  des  couvre-objets  cxU'é- 
inement  minces,  cl  à préparer  les  objets  avec  le  plus  grand  soin.  Il  peut  être 
employé  aussi  facilcmeiit  i|u’un  objectif  à long  foyer;  mais,  comme  il  n’a  que 
140*  d'ouverture,  il  ne  surpasse  pas  l'objectil  de  3 millimètres  pour  résoudre 
les  diatomées.  L'objectif  de  Jj  de  pouce  de  MM.  l'ovvell  et  Lcaland  est  des  plus 
[Kirfaits;  il  convient  admirablement  aux  rcclierclies  pliysiologiqucs  les  plus  dé- 
licates. k'S  mêmes  fabricants  ont  même  fait  un  objectif  de  (jf,  de  pouce)  ; mais 
quoique  son  |>ouvoir  soit  double  du  précédent,  l’auteur  n'est  |>as  certain  que 
la  pratique  en  relire  un  bon  usage.  (Voyez  du  reste  ci-aprés  cliap.  v. 
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apportées  par  chacun  des  constructeurs  étant  d’ailleurs  peu  impor- 
tantes en  principes.  Carpenter  cependant  dans  son  traité  du  mi- 
croscope recommande  spécialement  les  microscopes  de  Reck  ' quoi- 


' l*lusiciirs  autres  opticiens  [icuvent  être  considérés  comme  fabriquant  des  mi- 
croscopes  de  premier  ordre,  aussi  bien  au  point  de  la  consiniclion  qu'en  ce  qui 
concerne  la  pai*tte  optique;  tels  sont  les  instruments  construits  par  MM.  Baker, 
Collins,  Croucli,  Dallmeyer,  Ladd,  Pilliscber,  Swift  et  Wlieeler.  Ils  sont  près* 
que  tous  copiés  plus  ou  moins  sur  les  modèles  de  Boss,  Smitli  et  Be^.  Le  prix 
de  ces  in.struments  est  environ  de  10  & 20  pour  100  inférieur  à celui  des  instru- 
ments de  Ross  ou  de  Beck  ; ils  pe  présentent  pourtant  presque  pus  d'infériorité, 
si  ce  n'est  dans  les  lrés*fui  ts  i^rossisseinents.  (Car/>eit/r»*.) 


Fig.  Ijü.  — Microsco|K>  üc  Boss. 

qu  il  reproche  au  grand  modèle  de  ce  constructeur  de  ne  pas  avoir 
de  platine  tournante.  Je  crois  cependant  que  depuis  1867  ces  instru- 
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mcnts  les  possèd(>iit  aussi,  mais  comina  dans  tous  les  instruments 
anglais,  c'est-à-dire  l’objet  tournant  seul  et  l’objectif  restant  im- 
mobile, il  s’ensuit  que,  quelque  bien  centré  que  soit  l’objectif, 
il  est  impossible  que  son  axe  optique  coïncide  avec  celui  de  la 
platine  ; il  en  résulte  que  l'objet  sort  immédiatement  du  champ  de 
la  vision.  C’est  poin  quoi,  avec  cette  disposition  il  est  indispensable 
d’avoir  deux  vis  transversales  l’une  par  rapport  à l’autre  pour 
rappeler  l’objet.  De  là  l’utilité  absolue  dans  tous  les  grands  instru- 
ments anglais  de  posséder  une  platine  mobile.  . 

Les  constructeurs  anglais  font  aussi  des  modèles  plus  simples 
dont  je  donne  ici  un  spécimen  (fig.  55).  Le  mouvement  à crémail- 
lère (A)  sert  à mettre  rapidement  au  foyer  et  une  vis  située  en 
dessus  et  dans  l’axe  de  la  colonne  de  la  crémaillère  permet  d'effec- 
tuer le  mouvement  lent  en  agissant  sur  le  tube  intérieur  à l’extrémité 
duquel  est  vissé  l’objectif. 

i 90.  youveUe  disposition  des  grands  microscopes.  — On  sait  que  si  ■ 
on  éloigne  considérablement  l’oculaire  de  l’objectif  du  microscope, 
l’image  est  amplifiée  dans  une  énorme  proportion.  Certes  c’est  là 
un  excellent  moyen  de  tirer  parti  de  tout  ce  qu’on  peut  obtenir 
d’un  bon  objectif  à immersion;  niais  cela,  à la  condition  que  le 
diami’tre  du  verre  de  l’oculaire  sera  agrandi  proportionnellement  à 
son  éloignement,  afin  que  les  faisceaux  fournis  par  l’objectif  soient 
tous  utilisés.  Ici  se  présente  une  difficulté  pratique  : le  long  tube 
ajouté  au  microscope  portant  un  oculaire  très-large,  pèse  nécessai- 
rement beaucoup,  est  encombrant,  éloigne  la  tète  et  les  mains  de 
l’observateur  de  sa  préparation,  a.ssez  même  pour  qu’il  lui  soit  im- 
possible de  faire  les  manipulations  liabiluelles.  Pour  tourner  ces  dif- 
ficultés et  faire  un  instrumenfpratique,  M.  Nacbet  a eu  l’idée  de 
monter  la  partie  optique  ci-contre.  Une  forte  base  à trois  jiieds  articu- 
lés (fig.  56)  supporte  un  tube-colonne  en  laiton,  qui  reçoit  à sa  partie 
supérieure  une  rondelle  percée  à son  centre  et  munie  d’une  douille 
dans  laquelle  se  meut  à crémaillère  un  tube  de  bronze  A porteur 
de  l’objectif.  L’extrémité  de  ce  tube  est  composée  d’un  double  tube 
à arrangement  et  à mouvement  lent,  un  peu  analogue  à celui  des 
microscopes  anglais.  On  voit  en  Y la  vis  qui  le  fait  opérer  de  façon 
(ju’en  tournant  celle-ci  on  éloigne  ou  on  rapproche  l'objectif  de 
l’objet  placé  sens  dessus  dessous  sur  la  table  en  platine  portée 
par  trois  colonnes  qui  sont  fixées  à la  rondelle  inférieure  Sur  le 
liane  du  tube-colonne  est  soudé  un  tube  dont  l'intérieur  se  trouve 
ainsi  en  communication  par  une  vaste  ellipse  avec  le  premier;  à 
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1 extrémité  de  ce  tube  oblique  se  place  l'oculaire,  qui  peut  ainsi 
être  aussi  large  qu’on  le  voudra.  Dans  le  fond  du  tube  central,  et  au 


Fig.  5C.  » .Nouveau  grand  inicix)seu(>c  de  .Nacliet. 

milieu  du  pied,  se  trouve  un  miroir  de  verre  argenté  à la  surface 
supérieure,  comme  Foucault  l'a  fait  pour  ses  télescopes  ; l'inclinai- 
son de  ce  miroir  est  calculée  de  fa(;on  à être  perpendiculaire  é lu 
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bissectrice  de  l'angle  que  forment  les  deux  tubes,  afin  que  tous  les 
faisceaux  fournis  par  l'objectif  passent  par  l'axe  de  l'oculaire.  On  con- 
çoit quelle  énorme  longueur  on  peut  donner  au  corps  en  employant 
ce  procédé.  Dans  le  microscope  représenté  (fig.  5C),  cette  longueur  est 
environ  de  90  centimètres.  Avec  un  objectif  à immersion  de  bonne 
qualité,  on  peut  très-bien  observer  à des  grossissements  de  3,000  ou 
A,000foi5,  suivant  la  construction  de  l'oculaire  employé,  avecune  lu- 
mière et  un  champ  de  vision  très-satisfaisants.  L'intervention  du  mi- 
roir argenté  ne  nuit  en  aucune  façon  à la  netteté  de  l'image  ni  A la 
quantité  de  lumière,  la  perte  étant  insignifiante,  comme  on  l'a  con- 
staté dans  les  télescopes  où  des  miroirs  semblables  ont  été  employés. 

191.  Sans  entrer  dans  de  plus  longs  détails  descriptifs,  je 
me  bornerai  A signaler  en  peu  de  mots  les  caractères  distinctifs 
d'un  certain  nombre  de  modèles  de  microscopes  dont  les  figures  sont 
empruntées  au  catalogue  de.M.  Nacliet.Tous  les  microscopes  actuels 
sont  faitssur  ces  divers  types,  plus  ou  moins  simplifiés  par'chaque 
constructeur  ; ils  sont  modifiés,  quant  A la  forme  ou  A la  com- 
position du  pied,  de  trop  de  manières  pour  qu'il  soit  possible  ou 
nécessaire  de  les  décrire.  Les  plus  simples  comprennent  ceux  qu'on 
appelle  souvent  avec  plus  ou  moins  de  justesse  microscope»  d'étu- 
diants, de  laboratoire,  microscopes  usuels,  etc.  Je  reviendrai  sur  ce 
point  dans  le  chapitre  ci-après  (section  V),  où  il  sera  question  du 
choix  à faire  parmi  les  divers  microscopes. 

L'un  de  ces  microscopes,  dit  grand  modèle  droit  ou  fixe,  ne  se 
renverse  pas,  bien  qu'il  soit  A platine  tournante.  Il  possède  une 
pièce  dite  A mouvement  ascensionnel  pour  introduire  les  diaphrag- 
mes, éclairages,  etc.,  sans  déranger  l'objet.  Ce  mécanisme  (repré- 
senté fig.  52,  p.  lAI)  est  destiné  A remplacer  les  coulisses  A levier 
des  microscopes  décrits  plus  haut  sous  le  nom  de  tiroir;  il  se  com- 
pose d'une  plaque  pivotante  sur  le  côté  de  la  platine  excentrique  . 
et  amenant  A volonté  au  centre  de  celle-ci  un  tube,  porteur  du  dia- 
phragme ou  de  l'éclairage  de  sorte  que  sans  déranger  l’objet  on 
peut  installer  un  diaphragme  avec  la  plus  grande  facilité.  Il  a un 
appareil  particulier  pour  introduire  latéralement  le  micromètre 
oculaire  au  foyer  même  du  verre  supérieur  de  chacun  des  ocu- 
laires. (Voy.  fig.  50  et  51.) 

Le  microscope  dit  moyen  modèle  inclinant  dont  le  pied  plein 
n’a  qu'une  colonne,  est  plus  petit  que  le  précédent  et  peut  rem- 
placer les  autres  dans  bien  des  cas.  Il  possède  les  mouvements  lent 
et  prompt,  la  platine  tournante  incrustée,  les  deux  miroirs,  l'appa- 
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reil  décrit  à propos  du  modèle  précédent  pour  iillroduire  les  dia- 
phragmes sous  l'objet. 

Le  microscope  dit  moyen  modèle  droit  est  à peu  prés  semblable 
au  précédent,  quant  au  pied,  sur  lequel  pourtant  il  ne  s'incline  pas, 
bien  qu'il  soit  à platine  tournaille  incrustée  de  verre  noir. 

Le  microscope  petit  modèle  , à pied  plein , à une  seule  co- 
lonne, est  monté  sur  un  axe  de  manière  à pouvoir  s'incliner  sous 
tous  les  angles.  La  platine  est  pourvue  d'une  barrette  glissante 
pour  retenir  les  objets.  Le  miroir  est  mobile,  s’écarte  de  l'axe  pour 
obtenir  les  elTels  de  lumière  oblique,  et  peut  pivoter  sur  l'atta- 
che. Ce  mécanisme,  imité  du  montage  des  moyens  modèles,  a 
l’avantage  de  graduer  la  lumière  oblique,  de  la  porter  à droite,  à 
gauche  ou  en  avant  de  l'objet;  il 
porte  un  diaphragme  mobile  formé 
d'une  plaque  circulaire  percée  de 
trous  comme  les  autres,  un  mouve- 
ment micromètrique  lent  (fig.57,  V), 
un  autre  rapide,  à glissement.  Le 
corps  est  é tube  rentrant,  afin  de  di- 
minuer le  volume  de  la  boite. 

Le  microscope  dit  petit  modèle 
droit  (fig.  57)  est  monté  droit,  fixe, 
non  inclinant  ; sou  miroir  est  ajusté 
sur  des  articulations  et  peut  se  pla- 
cer hors  de  l'axe  dans  toutes  les 
positions  pour  les  effets  de  lumière 
oblique,  les  articulations  et  le  cen- 
tre étant  munis  d'un  mouvement  de 
rotation. 

Les  modèles  des  microscopes  de 
M.  Nachet,  dont  le  tube  rentrant 
comme  dans  une  lunette  (0  B), 
permet  d'augmenter  ou  de  dimi- 
nuer le  grossissement  d'un  objet, 
sans  changer  de  place  celui-ci,  peut  être  utilemeni  employé.  Il 
offre  de  grands  avantages  dans  l’étude  des  animaux  microscopi- 
ques, des  organes  de  petit  volume  des  plantes  et  des  animaux,  et 
surtout  lorsqu'il  s'agit  de  les  dessiner  à la  chambre  claire,  de 
manière  à ce  que  l'image  donnée  par  celle-ci  soit  ramenée  aux 
dimensions  de  l'image  vue  dans  le  microscope.  . . 


Fig.  57.  Microroscope  pelit  modèle 
de  iNacliel. 
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Un  système  dp  l'ubos  è froUompiU,  employés  lorsqu’on  veut  appli- 
quer les  coiidensalcuiv,  l'appareil  de  polarisation,  etc.,  leur  est  ap- 
plicable. L'ouverture  de  la  platine  de  ces  deux  derniers  instruments 
est  préparée  pour  recevoir  ces  tubes. 

AhTir.LK  II.  — DES  MICROSCOI'ES  mXOOJE.UHES  ET  STÉRÉOSCOPIQUES. 

192.  I..a  construction  de  microscopes  au  moyen  desquels  plu- 
sieurs personnes  peuvent  examiner  en  même  temps  un  seul  et  même 
objet  date  de  1852.  Elle  est  due  certainement  à Nacliet,  pour  les 
microscopes  A plusieurs  corps',  et  à M.  le  docteur  Ridell,  de  la  Nou- 
velle-Orléans, qui,  en  1855,  fit  servir  A la  vision  binoculaire  les  deux 
images  données  par  des  prismes  séparateurs  placés  au-dessus  de 
l'objectif.  {Americnn  Journal,  1855,  p.  266.)  Ils  ont  peu  après  été 
perfectionnés  par  M.  Wenliam,  de  Londres. 

Une  observation  bien  faite  retarda  un  peu  M.  Nacliet  dans  l’exécu- 
tion parfaite  des  microscopes  binoculaires;  il  avait  remarqué  que 
les  binoculaires  dans  lesquels  les  images  ne  sont  pas  croisées  ne 
donnent  pas  des  images  stéréoscopiques,  mais  pseudoscopiques;  et, 
chose  bizarre,  ce  point  mis  hors  de  doute  par  Alfred  Nacliet  et  dé- 
montré aux  pbysiciens  de  Paris,  passa  d’abord  inaperçu  et  de  plus 
fut  nié  parqiiclqiies  observateurs.  Harting,  après  l’avoir  nié  tliéori- 
qneinenl  dans  la  première  édition  de  son  remarquable  traité,  en 
constate  la  vérité  dans  la  seconde. 

Depuis  la  construction  du  microscope  binoculaire  pseiidoscopique 
et  stéréoscopique  A volonté,  ce  fait  est  pratiquement  et  surabondam- 
ment démorftré,  ainsi  que  nous  le  voyons  dans  le  passage  suivant, 
extrait  du  Cours  de  physique  de  M.  Jamin  11  fallait  donc,  dit  ce 
savant,  disposer  un  prisme  de  telle.sorte  que  l’image  de  droite  fût 
envoyée  A gauche,  et  l’image  de  gauche  A droite,  ce  qu’il  (M.  Na- 
cbet)  réussit  A faire  en  employant  le  prisme  équilatéral  pour  séparer 
les  images  (fig.  58).  Les  images  réfléchies  sur  la  face  A sont  dirigées 
sur  la  droite,  où  un  second  prisme  C les  reçoit,  pour  tes  envoyer 
dans  la  verticale;  celles  que  réfléchit  la  face  opposée  sont  diri- 
gées vers  la  gauche,  où  le  même  effet  se  trouve  produit  par  le 
prisme  latéral  B.  I,a  disposition  de  Riddel,  celle  de  Wenliam,  exécu- 
tées peu  après,  avaient  toutes  deux  l’inconvénient  de  donner  des 

' Voyez  Nacliet.  Sur  un  nouveau  microscope  approprié  aux  tiesoins  des  dé- 
monstrations  niiiitomiquos  jiorincltant  à jilusicm*s  personnes  d’«>bserver 
ensc-inble.  (Cmiiptes  rendus  et  inêinoires  de  la  Social/'  de  Hiologie,  Paris,  1853, 
n*8%  p.  141,  avtn;  3 figures  dans  le  texte.)  . 
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images  psetidoscopiqties,  c'esl-à-dire  de  faire  paraitre  creux  ce  qui 
est  en  relief  et  vire  venta.  Kt  ainsi  que  le  constatent  Hartîhg  et  Car> 
pcnter,  c'est  bien  cette  disposition 
qui  a montré  le  parti  qu'on  pouvait 
tirer  de  cet  instniment.  Il  fut  exclu- 
sivement employé  jusqu'au  jour  où 
Wenham,  cherchant  à utiliser  les  mi- 
croscopes ordinaires  pour  les  trans- 
former en  binoculaires,  imagina  de 
regarder  directement  l’objet  par  la 
moitié  de  l’objectif  et  de  faire  réflé- 
chir l'autre  par  un  prisme  dans  une 
direction  telle,  que  l'oculaire  placé 
sur  la  direction  du  prisme  se  trouve 
écarté  de  l'autre  oculaire  d'une  quan- 
tité égale  à l'écartement  des  yeux 
(fig.  59).  Ce  système  a un  inconvé- 
nient assez  grave  : les  yeux  des  diffé- 
rents observateurs  étant  diffiTemment  écarlés,  il  faut  de  toute 
nécessité  avoir  un  moyen  d’écarter  les 
oculaires.  Or  il  n’en  existe  qu'un  seul  pos- 
sible : c’est  rallongeiiicnt  ou  le  raccourcis- 
sement des  tubes;  les  oculaires  prenant 
alors  des  stations  différentes  dans  des  lignes 
obliques,  l’écarteinent  varie,  mais  au  dé- 
pens du  grossissement.  Les  personnes  qui 
ont  les  yeux  trés-écartés  sont  obligées  d’al- 
longer considérablement  les  tubes,  de  là 
une  augmentation  considérable  du  grossis- 
sement. L’inverse  a lieu  pour  les  yeux  très- 
rapproebés. 

M.  Nachet  avait  remédié  à cela  dans  l'an- 
cien système,  en  faisant  marcher  les  deux 
prismes  latéraux  à l'aide  de  deux  vis  à pas 
conirairês  et  réunies  par  un  mouvement  de 
Cardan.  Le  nouveau  système , représenté 
figure  60,  possède  un  tout  nouveau  méca- 
nisme remarquablement  adapté  à la  fonc- 
tion de  l’écartement  des  oculaires  sans 
qu’il  y ait  le  moindre  dérangement  dans  les  images.  Le  prisme  laté- 
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ral  pst  placé  dana  une  boite  montée  sur  axe,  et  par  conséquent  os- 
cillante, de  manière  à pouvoir,  en  inclinant  la  face  de  réflexion 
vers  l'extérieur,  écarter  le  faisceau  de  relui  qui  passe  dans  le  corps 
fixé;  une  vis  transversale  V placée  sur  la  tan- 
gente d’un  cercle  qui  aurait  pour  centre  cette 
face  donne  ce  mouvement.  Mais  voici  quelle 
était  l’autre  dimculté  û vaincre.  On  sait  que  si 
on  fait  incliner  une  faCe  de  miroir  de  1 de- 
gré, le  rayon  rélléchi  sera  dévié  de  2 degW*s; 
ou  autrement  dit  l’angle  décrit  par  le  rayon 
étant  A , r.elui  de  la  face  réfléchissante  ne  doit 
être  que  |A;  de  manière  que  si  on  faisait 
tourner  sur  un  pivot  le  prisme  et  le  corps 
avec  la  même  vitesse,  l'image  se  déplacerait 
dans  le  champ  de  vision  très-rapidement  et 
ne  serait  plus  en  concordance  avec  celle  du 
corps  fixe  vertical.  Pour,  obvier  A cet  effet , 
M.  Nacliel  sépare  les  deux  fonctions.  Le  corps 
tourne  sur  le  même  pivot  que  le  prisme,  mais 
indépendamment  l'un  do  l’autre  ; tous  deux  sont 
réunis  et  mus  par  des  écrous  traversés  par  la  vis  unique;  mais, 
celle-ci  possédant  deux  filets  doubles  l’un  de  l’autre,  l'écrou  relié 
au  corps  fonctionne  sur  la  partie  la  plus  grosse  du  filet,  et  l'écrou 
actionnant  les  bras  du  prisme  est  placé  sur  le  filet  fin;  A l’aide  de 
celte  vis  différentielle  le  prisme  et  le  corps  sont  en  parfaite  har- 
monie de  mouvement,  quoique  marchant  avec  des  vitesses  diffé- 
rentes, et  l’objet  reste  toujours  au  milieu  du  champ  pendant  la 
rotation  du  corps  qui  peut  être  de  10  degrés,  donnant  des  écarte- 
ments de  55  A 70  millimètres. 

Cette  disposition  n’a  pas  la  symétrie  mécanique  de  l'ancien  mo- 
dèle, mais,  comme  l’effet  de  la  vision  stéréoscopique  est  le  même, 
on  peut  l'adopter  comme  applicable  A des  instruments  qu'on  tient 
A faire  à la  fois  monoculaires  et  binoculaires. 

195.  Voyons  maintenant  comment  a été  disposée  la  partie  optique 
et  comment  par  un  artifice  très-simple  Nachet  a pu  transformer 
l'appareil  stéréoscopique  en  appareil  pseudoscopique  '. 

M.  Nachet,  dit  M.  Jamin,  a réalisé  très-simplement  un  instru- 


FiR.  60. 

Vir^roscoM  binocul.iiir 
(ini»dèln  Nachi»0> 


* Voyez  aussi  ; W.  B.  Carpeiiler,  On  yachet'»  tiereo-ptetuloscopic  binocular 
micro$rope  nud  on  yachrt'»  iterco»copir  magnifier;  irith  rcmnrk*  on  the  angle 
of'apetiure  be$t  adapted  ta  stereotcopic  miofi,  London,  1B07.  in-8*. 
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ment  qui  montre  les  objets  aux  deux  yeux,  r^inme  si,  étant  grossis 
pqr  l'appareil,  on  les  voyait  avec  les  deux  yeux  à la  distance  de  la 
vision  distincte  (fig.  61)*. 

Soit  D,  uii  point  de  l'objet  ; 0,  (y,  les  deux  yeux  ; 0 le  verra  suivant 
le  cône  DO,  0'  sui- 
vant DO' ; il  faut  faire 
en  sorte  que,  par 
l’intermédiaire  du 
microscope  , 0 et 
0*  reçoivent  encore 
les  mêmes  faisceaux 
sous  les  mêmes  an- 
gles, de  façon  que 
. les  conditions  de  vi- 
sion restent  les  mê- 
mes et  qu'il  n'y  ail 
que  le  grossissement 
de  plus.  Partis  de  D, 
les  rayons  traversent 
l’objectif  EF,  qui  les  transforme  en  deux  faisceaux  presque  paral- 
lèles, puisqu’ils  vont  concourir  à former  l’image  de  D en  avant  de 
l’oculaire.  On  reçoit  les  rayons  EG  dans  un  premier  tube  qui  les 
apporte  à l’oeil  armé  d'un  oculaire;  les  autres  rayons  FG'  se  réflé- 
chissent en  C et  en  H dans  deux  prismes,  et  pénétrent  dans  un 
deuxième  tube  IIK  et  dans  un  deuxième  oculaire  pour  arriver  en- 
suite à l'o-il  0'.  Ces  deux  tubes  ont  un  angle  égal  à celui  des  axes 
optiques  des  deux  yeux  regardant  à la  distance  de  la  vision  dis* 
tincle,  c'est-à-dire  un  angle  égalàODO';  et  en  résume,  les  deux 
yeux  voient  l'objet  D grossi,  mais  sous  les  mêmes  perspectives 
que  s'ils  le  voyaient  en  réalité  sans  microscope,  la  sensation 
des  reliefs  et  des  creux  est  alors  saisissante.  En  transportant  le 
prisme  AB  en  A'B',  le  faisceau  FG'  est  reçu  par  l’œil  0,  et  le  faisceau 
EG,  réfléchi  deux  fois,  pénètre  dans  l’œil  0'.  La  perspective  des  deux 
yeux  est  retournée,'  et  les  conditions  de  relief  renversées  ; on  a 
une  vue  pseudoscopique  de  l’objet. 

Microscopes  binoculaires  de  Cachet. 

194.  Le  premier  de  ces  microscopes  a été  celui  qui  a deux  corps 
obliques  et  dans  lequel  la  séparation  se  faisait  au  moyen  du  prisme 

' Jamin,  Cours  de  physii/ue.  Paris,  in-8',  t.  III,  1866  (Optique). 
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éiiuilatéral  cciilral  employé  dans  le  microscope  binoculaire;  1rs 
liibes  étaient  inclinés  de  30  degrés  sur  l’horizontal.  M.  Nachcl  Je 
transforma  bientôt  en  un  microscope  à-^eux  corps  redresseurs 
(lig.  62)  et  le  rendit  en  même  temps  plus  commode.  Les  deux 

prismes  latéraux,  placés  sur  le 
trajet  des  rayons  ayant  leui’s  arêtes 
perpendiculairesaii  prisme  central 
redressent  l’image  en  changeant  la 
direction  des  rayons  rpii  sont  ra- 
menés sur  un  même  plan;  il  en 
résulte  que  les  deux  observaleni-s 
' peuvent  être  assis  du  même  côté 
d’une  table.  Le  modèle  à trois 
corps  (fig  63)  est  e.xcellent  pour 
les  démonstrations  d’un  même 
objet  avec  un  grossissement 
Fig. moyen  ù un  nombre  considérable 
Microscoiw  à <leii«  corps  rcilre.<sciirs.  ,jg  personnes  qui  peuvent  exé- 
cuter autour  de  rinslrumeiit  tous  les  va-et-vient  nécessaires.  La 


Fig.  G5.  — Examen  à l’aide  du  microscope  à trois  corps. 


multiplication  des  images  s’obtient  par  un  tétraèdre  creux  en 
verre  assez  diflicile  é bien  exécuter  (fig.  64).  La  mise  au  point 
s’opère  d’une  nianiêr.e  générale  par  une  crémaillère  et  une  vis  de 
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rappel.  On  l'obtient  en  particulier,  pour  chaque  observateur  dont 
la  vue  ne  s'accorde  habituellement  pas  avec  celle  de  ses  co-ob- 
servateurs, par  un  procédé  très-simple. 

Tous  les  micrographes  savent  que  loi-squ'on  fait  varier  la  dis- 
tance de  l’oculaire  à l’objectif,  la  distance  locale  totale  varie  aussi 
en  proportion.  11  est  à remarquer  que  si  n’était  le  changement 
de  grossissement  qui  en  résulte,  ce  serait  certainement  le  meilleur 


Fie-  65. 

pyramide  quadrangulaire. 

moyen  d’ajuster  au  foyer.  Ce  procédé  est  appliqué  ici  sans  inconvé- 
nienl,  puisqu’il  ne  sort  que  de  correctif  A la  vision  : ainsi  quand  un 
observateur  a mis  l’objet  au  foyer  avec  les  mouvements  rapides  et 
lents,  un  autre  ajuste  en  éloignant  ou  en  rap|irochant  l’oculaire  du 
prisme,  et  par  conséquent  des  lentilles  objectives.  ' . 

195.  iNachct  a aussi  un  modèle  à quatre  corps, mais  il  est  peu  em- 
ployé parce  que  les  tubes  sont  assez  rapprochés  les  uns  des  autres, 
et  cela  pour  que  les  observateurs  ne  gênent  pas  l'action  de  la  lu- 
mière. La  multiplication  des  images  était  obtenue  par  une  pyramide 
quadrangiilaire  dont  chaque  face  est  face  de  réllexion  et  face  de 
sortie  (fig.  65).  Enfin,  lorsqu'on  veut  transformer  un  instrument 
ordinaire  en  microscope  de  démonstration  pour  deux  personnes 
(llg.  66,67),  Cachet  rend  la  disposition  ci-contre  du  prisme  sépa- 
rateur, tout  ù fait  analogue  à celle  de  l'ancien  prisme  du  mk'rusco[ic 
binoculaire;  il  est  placé  au-dessus  des  lentilles  dans  une  boite  de 
cuivre  de  façon  que  sou  arête  horizontale  sectionne  le  champ  de  l'ob- 
jectif en  deux  parties.  La  portion  découverte  opère  pour  le  corps 
droit  ; la  portion  couverte  par  le  prisme  agit  dans  le  corps  incljné  ' 

par  suite  de  la  réflexion.  C’est  lù  un  excellent  système  qui  permet 
l’emploi  du  grossissement  assez  élevé  de  200  à 300  fois. 


fig.  64. 

TélraMre  de  verre. 
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ARTICLE-  III.  — DES  HICROSCOI'KS  A DISSECTION,  A DÊHONSTRATION 
ET  DES  MICROSCOPES  CHIMIQUES. 

196.  Ces  microscopes  sont  applicables  à l'étude  des  réseaux  vas- 
culaires des  muqueuses,  à celle  de  la  disposition  des  vaisseaux  dans 
les  villosités  et  les  papilles,  autour  des  orifices  des  glandules  des 
muqueuses.  Ce  n'est  qu’à  l’aide  de  ces  instruments  et  en  s'aidant  de 


Fig.  ft».  Fig.  CT. 

Microscope  de  démonstration  à deux  cor{is  Dis|»o8iUon  duprisnieBcparatenr 

* (modèle  Nachet).  du  microscope  à deux  cor]>s. 


diverses  espèces  de  pinces,  d'aiguilles  et  de  scalpels  droitset  cour- 
bes, qu’on  parvient  à reconnaître  la  distribution  des  vaisseaux  dans 
les  glandes  avec  ou'  sans  conduits  excréteurs,  la  distribution  des 
nerfs  dans  beaucoup  d'organes,  etc.  Ils  sont  nécessaires  encore 
pour  un  grand  nombre  de  dissections  dans  lesquelles  l'emploi  des 
loupes  ne  suffitplus,  pour  la  dissection  des  organes  de  l'embryon  et 
de  tous  les  animaux  de  petit  volume,  etc. 

197.  Les  microscopes  à dissection  sont  presque  tous  des  micro- 
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scopes  simples,  c'csl-à-dire  des  loupes  ordinaires  ou  des  doublets. 
Ceux-ci  soûl  des  loupes  fonnées  de  deux  lentilles,  rapprochées  de 
lelle  sorte,  que  la  supérieure  grossit  L’image  formée  par  l'in- 
férieure. l4i  diaphragme  iiilcrposé  entre  elles  détruit  en  grande 
partie  raberralion  de  sphéricité. 

Il  en  existe  un  grand  nombre  d’espèces,  dont  chacune  est  préfé- 
rée par  l’anatomiste  qui  a pris  I habitude  de  s’en  servir  à l'exclusion 
des  autres.  Les  plus  simples  doivent,  d’une  manière  générale,  être 
regardées  comme  les  meilleures.  Ces  loupes  sont  montées  de 
fa<;on  à permettre  l’examen  des  objets  par  transparence  et  par  re- 
flejrion,  c’est-à-dire  à l’aide  de  la  lumière  transmisc.au  travers  de 
l’objet  plus  ou  moins  transparent,  ou  réfléchie  à la  surface  des 
corps  opaques.  Üans  le  premier  cas,  on  place  l'objet  à étudier  dans 
un  vase  de  verre,  et  celui-ci  silr  Le  plateau  ou  table  de  la  monture 
du  microscope,  qui  est  percée  circulairement,  pour  laisser  passer 
la  lumière  qu'on  transmet  à l’aide  du  miroir  réflecteur  dont  est 
muni  l'instrument. 

Pour  l'élude  des  corps  opaques,  il  suflil  de  fixer  l’objet  à étudier 
au  fond  de  vases  en  verre  ou  en  faïence,  dans  lesquels  on  a coulé  de 
la  cire  noire  ; on  colle  une  placpie  de  liège  avec  de  la  cire  à cache- 
ter ou  par  tout  autre  moyen  que  l'on  imagine  suivant  ce  que  les 
cil  constances  exigent. 

On  peut  disséqiM-r  à l’aide  de  la  lumière  du  jour  on  1a  lumière 
directe  du  soleil, .quand  on  se  sert  de  faibles  grossissements,  mais, 
avec  les  jeux  plus  puissants,  il  faut  concentrer  la  lumière  sur  l’objet 
à l’aide  d’upe  lentille  volumineuse  (pl.  Il,  f’ig.  I a)  pouvant  se  mou- 
voir en  tous  sens  sur  une  tige  articulée  b que  supporte  un  pied  c 
assez  lourd  |)ourlui  duunerde  la  solidité.  Cette  lentille  accompagne 
ordinairement  les  doublets  cl  autres  microscopes  à dissection,  ut 
doit  avoir  sa  place  dans  lu  boite  (|ui  renferme  ces  instruments. 

De.s  tnicro.HCopes  composés  à dissection. 

198.  Les  loupes  montées  et  les  doublets  ont  le  désavantage  d’o- 
bliger de  tenir  l’œil  appliqué  très-près  de  la  loupe  et  la  tète  conti- 
nuellement baissée,  ce  qui  est  trés-faligant  pour  l’observateur.  Ils 
ont,  en  outre,  une  longueur  focale  si  courte,  qu’ils  deviennent  trés- 
difticiles  à employer  dés  qu’on  arrivé-à  des  grossissements  un  peu 
considérables.  Si  l'on  excepte  ceux  dont  le  pied  est  tel  que  celui 
que  nous  venons  de  décrire,  ils  forcent  à tenir  les  mains  élevées 
au-dessus  de  la  table  sur  laquelle  un  travaille;  aussi  elles  tremblent 
C.  Iloon  — Micruÿcn(H!i  II 
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dès  que  survient  un  peu  de  lassitude,  ce  qui  gène  beaucoup  pen- 
dant les  dissections.  Enfin,  dés  que  la  température  est  au-dessous 
de  la  moyenne,  l lialeine  vient  se  condenser  sur  les  lentilles  et  les 
rendre  ternes  à chaque  instant. 

Ces  inconvénients  n’existent  pas  dans  le  microscope  pancratique 
de  Kisclicr  deWaldlieim,  autrefois  fabriqué  par  Tréeourt  et  Georges 
Obci'lneuser,  qui  est  un  microsco])o  composé,  dans  lequel  l’iniagc 
est  redressée  par  un  deuxième  objectif  ajouté  au-dessus  du  premier. 
On  peut  obtenir  avec  cet  instrument  des  grossissements  divers,  de- 
puis cinq  fois  jusqu'à  environ  quatre-vingts  ou  cent,  par  la  seule 
variation  des  .distances  focales  des  deux  objectifs  portés  cbacun  par 
un  tube  dont  l'un  glisse  dans  l'autre.  (Comptes  remltts  de  l’Actul. 
des  sciences,  t.  IX,  18ô9,  p.  5‘29.)  On  conserve  une  distance  assez 
considérable  entre  l’objectif  et  le  corps  à disséquer.  Mais  la  perle 
de  netteté  des  images,  et  surtout  de  la  lumière,  est  telle,  qu’il  est 
•presque  impossible  de  l’employer,  et,  depuis  longtemps,  j’ai  renoncé 
à son  emploi  pour  qucl(|uc  genre  de  travail  que  ce  soit.  Ce  moyen 
lie  redresser  les  images  est  dû  à Strauss-Üurckheim,  et  le  fait  qu’il 
donne  tous  les  grossissements  voulus  avec  les  mêmes  verres  par  k* 
changement  de  la  distance  focale  des  objectifs,  a été  découvert 
par  Fischer  de  Waldheim.  Schacht,  Qiiekett  et  autres,  ont  aussi 
imaginé  divers  modèles  de  microscopes  composés  à dissection  plus 
simples  que  le  précédent. 

199.  Microsco))c  à prismes  redresseurs  de  Nach^.  — Pour  étudier 
la  disposition  des  réseaux  vasculaires  des  muqueuses  et  des  au- 
tres tissus,  de  disséquer  des  glandes,  des  helminthe^  et  d’autres 
animaux  de  petit  volume,  j’ai  imaginé  un  autre  microscope  à dis- 
section qui  ne  présente  pas  ces  inconvénients.  Il  répond  à peu  prés 
à tous  les  besoins  des  anatomistes,  et  depuis  je  ne  me  sers  plus 
même  des  doublets. 

Il  a été  construit  ]iarM.  Nachet  en  1817,  qui  l’a  exécuté  d’une 
nianiére  bien  plus  parfaite,  au  point  de  vue  de  la  longueur  focale, 
de  la  largeur  du  champ  et  de  la  quantité  de  lumière  nécessaire  à 
de,  bonnes  observations,  que  je  ne  le  croyais  possible.  Depuis  que 
je  l ai  montré  à quelques  anatomistes  et  zoologistes,  il  a été  adopté 
par  plusieurs.  Cet  instrument  (pl.  III,  Hg.  1)  peut,  en  efl'ct,  s’ap- 
pliquer aussi  bien  à l’élude  de  la  forme  des  organes  extérieurs 
des  petits  insectes,  des  arachnides,  ou  des  ovules  et  des  organes  des 
végétaux,  qu’à  l’anatomie  proprement  dite,  et  surtout  à la  dissec- 
tion des  embryons. 
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200.  C’est  un  microscope  composé,  mais  dont  l’image  est  redres- 
sée à l'aide  de  deux  prismes  disposés  à angle  droit.  L’olijeclif  est 
formé  de  quatre  lentilles  d’un  pouvoir  amplifiant  faible,  et  variant 
pour  chacune  d'elles,  de  telle  .sorte  qu'on  peut  les  eiiqdoyer  sépa- 
rément, ou  deux  à deux,  ou  toutes  les  quatre  ensemble.  On  a ainsi 
un  grand  nombre  de  grossissements  qui  varient  entre  0 ou  8 et 
40  diamètres,  avec  une  longueur  focale  qui  est  encore  de  1 centi- 
mètre dans  ce  dernier  cas,  et  de  4 ou  5 centimètres  pour  les  faibles 
grossissements. 

Dans  le  tube  ou  corps  |du  microscope  (pl.  111,  fig.  2,  a)  se  trouve 
un  premier  prisme  qui  redresse  l’image  dans  un  seul  sens.  L’autre 
prisme  a été  ingénieusement  disposé  par  M.  Nacbet,  de  manière  à 
former  le  verre  oculaire  ou  supérieur  de  l'oculaire  ((ig.  2,  b, 
et  5,  b).  La  nécessité  d'incliner  ce  prisme  sous  un  angle  de  45  de- 
grés environ  (fig.  0,  b)  est  devenue  un  moyen  de  faciliter  l'emploi 
de  ce  microscope.  Au  lieu  d'avoir  besoin  de  pencher  la  tête  sur  l’o- 
culaire, c’est  le  prisme  qui,  disposé  de  manière  à en  former  la  len- 
tille supérieure,  est  dirigé  vers  l’observateur. 

Le  verre  de  champ  (fig.  2 et  5,  c)  ayant  concentré  un  peu  les 
rayons  lumineux  comme  dans  roculaire  dos  microscopes  composés 
ordinaires,  ceux-ci  éprouvent  dans  le  prisme  b le  même  effet  qu'en 
a;  ce  qui  n’a  pu  être  figuré  ici.  Ceci  achève  de  redresser  l’image. 
Les  rayons  rencontrant  la  face  inclinée  du  prisme  on  d,  sont  réflé- 
chis, et  vont  former  dans  l’œil  une  image  qui  est  reportée  à une 
certaine  distance  dans  la  direction  des  rayons  do,  en  e f [tar  exem- 
ple. La  lumière  n'a  par  consé((uent  .à  traverser  de  plus  que  dans 
les  autres  microscopes  que  les  doux  surfaces  du  prisme  a placé  entre 
l’objectif  et  le  verre  du  champ  do  l'oculaire.  Aussi  on  n’en  perd 
qu’une  petite  quantité,  et  les  forts  grossi.ssements  sont  les  seuls 
qui  nécessitent  l’emploi  de  la  lentille  destinée  à conceidror  la  lu- 
mière. 

Le  champ  do  ce  microscope  est  assez  large  pour  permettre  de  voir 
une  assez  grande  étendue  de  l’objet  qu’on  dissèque  et  des  instru- 
ments (|u’on  emploie.  Sous  ce  rapport,  il  l’emporte  déjà  de  beaucoup 
sur  les  doublets,  dont  pourtant  l’usage  ne  présente  pas  de  difficulté 
bien  sérieuse  à cet  égard. 

201.  Le  pied  du  microscope  est  une  large  plaque  de  cuivre  (pl.  111, 
fig.  1,  y)  dont  le  poids  donne  beaucoup  de  solidité  à l’instrument, 
et  permet  de  disséquer  dans  les  baquets  à fond  de  liège  ou  de  cire, 
tout  en  laissant  le  poignet  reposer  sur  la  table  ou  sur  ce  pied  Ini- 
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inônu',  ce  qui  prévient  toute  fatigue.  Celte  plaque  a 18  centimètres 
(le  long  sur  16  de  large  ; à l’une  de  ses  exlréniilés  (lig.  I,  h)  est 
fixée  une  forte  colonne  de  cuivre^,  haute  de  12  centimètres,  et  cou- 
dée à angle  droit  à son  sommet.  Celle  |K)rtion  coudée  s'avance  liori- 
zontalcment  (lig.  1 , h)  jusqu'an  centre  de  la  plaque.  Elle  porte  à ce 
niveau  un  anneau  ifig.  1,  r rr)  dans  lequel  on  fait  monter  et  des- 
cendre un  tube  mobile  (fig.  I , i),  à l'aide  d'une  crémaillère  dont  il 
est  pourvu  (fig.  1,  m),  et  qui  est  engrenée  dans  une  roue  dentée 
qu'on  tourne  à l'aide  d’un  pignon  n.  Ce  tube  mobile  (reçoit  le  corps 
où  tube  du  microscope  o qu'on  y fait  glisser  par  frottement  doux,  et 
dont  on  peut  ainsi  tourner  eu  tous  sens  le  prisme  oculaire 
oblique  b. 

Du  centre  de  la  plaque  (j  à la  colonne  verticale  h on  compte  8 cen- 
timètres, et  autant  en  hauteur  de  la  branche  horizontale  h à la 
plaque  (j.  Ceci  permet  de  se  servir  de  baquets  de  16  centimètres  de 
diamètre  sur  8 de  hauteur,  et  de  disséquer  ainsi  sous  l’eau  de  grandes 
pièces  ou  d’en  étudier  les  injections.  Le  peu  d’élévation  du  pied 
laisse  concentrer  la  lumière  à l’aide  d'une  lentille,  bien  plus  faci- 
lement qu'avec  tout  autre  microscope  à dissection. 

202.  Loisqu’il  s’agit  d’étudier  un  objet  par  transparence,  on  en- 
lève le  corqis  du  microscope  du  tube  mobile  où  il  est  placé  par 
glissement,  et  on  le  porte  sur  un  autre  pied  qui  ne  difl’ère  du  pré- 
cédent que  parce  qu’il  est  disposé  comme  celui  des  autres  micro- 
scopes. Il  est  formé  d’uu  tambour  cylindrique  renfermant  un  miroir 
qui  réfléchit  la  lumière,  et  éclaire  l'objet  par  transparence  au  tra- 
vers d'un  large  trou  circulaire  percé  au  centre  do  la  platine  qui 
recouvre  le  tambour.  On  peut  aussi  se  servir  de  ce  pied  pour  dis- 
séquer les  corps  opaques,  mais  l'élévation  du  tambour  rend  la  dis- 
section et  l'éclairage  plus  difficiles. 

Le  pied,  formé  d’une  plaque  quadrilatère  (pl.  111),  peut  être  rem- 
placé par  un  pied  à -trois  branches  (fig.- 68,  ijgg)  imaginé  par 
M.  Lacaze-Duthiers,  au  centre  duquel  est  fixée  la  colonne  verticale 
/(,  de  telle  sorte  qu’elle  peut  tourner  sur  son  axe,  et  porter  ainsi  le 
corps  du  microscope  au-dessus  de  plusieurs  baquets  placés  entre 
chaque  branche  dn  pied,  sans  être  obligé  de  déranger  celui-ci.  Les 
baquets  sont  aussi  ]ilus  innnobiles  avec  ce  pied  qu’avec  les  autres. 

20Ô.  Lorsqu'on  n’a  pas  encore  fait  usage  de  cet  insirnnient,  il 
semble  toujours  que  le  champ  n’en  est  pas  assez  large.  Il  n’est  pas 
d’essai  qu’on  ne  veuille  tenter  à cet  égard  et  de  questions  dont  on 
n'accable  les  opticiens.  Pourtant,  lorsqu’on  arrive  à s’en  servir,  on 
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rpconnait  bientiJfqiie  le  diainp  a une  étendue  en  général  plus  que 
suffisante,  et  lors  même  qu’il  serait  plus  grand,  on  ne  se  servirait 
jamais  que  de  sa  par- 
tie centrale.  Kn  effet, 
le  point  qu’on  dissè- 
que n’est  jamais 
aussi  large  que  le 
champ  du  microsco- 
pe, et  lorsqu’il  se 
trouve  hors  du  cen- 
tre ou  A peu  prés, 
on  l’y  ramène  tou- 
jours instinctive- 
ment à l’aide  d’un 
léger  glissement  im- 
primé au  baquet  à 
dissection.  Aussi  , 
quand  on  a disséqué 
A l’aide  d’instru- 


Fit'.  — Mi(Tusc«t|if*  à dissection  â tige  tournante. 


nicnls  grossissants,  on  roconnaît,  aux  plaintes  ou  aux  désirs  expri- 
més  relativement  A l’étendue  du  champ  du  microscope,  que  ceux 
qui  les  émettent  n’en  ont  pas  encore  fait  usage  ou  ne  font  que  com- 
mencer A s’en  servir. 

Il  en  est  aussi  de  même  pour  ce  qui  concerne  les  forts  grossisse- 
ments, et  quoique  l’on  puisse  disséquer  avec  ceux  qui  grossissent 
trente  fois,  il  est  extrêmement  rare  d’être  obligé  d’employer  ceux 
qui  dépassent  lOA  18  diamètres.  I,a  plupart  des  dissociions  de  filets 
nerveux,  de  capillaires  les  plus  fins,  de  vers  intestinaux  et  d’in- 
sectes même  les  plus  petits,  etc.,  se  font  avec  un  grossissement  dq 
8 A 12  diamètres,  sans  qu'on  cherche  jamais  A les  grossir  davan- 
tage. Ainsi  l’expérience  montre  bientêt  que,  sous  le  point  de  vue 
de  la  largeur  du  champ,  de  la  longueur  de  la  distance  focale  et  du 
grossissement,  les  microscopes  tels  que  nous  les  avons  remplissent 
toutes  les  conditions  nécessaires  aux  observations  zoologiques  et 
aux  dissections,  toutes  les  fois  qu’on  veut  y mettre  la  patience  que 
nécessitent  tous  ces  travaux. 

20-i.  Avec  ce  microscope  il  faut,  pour  étudier  les  tissus,  des 
aiguilles  d’acier  fortes  et  innex’d)les,  droites  et  courbes  (une  paire 
de  chaque)  dites  aiguilles  de  Strauss  ou  de  Lehert,  A manche  hexa- 
gone (pl.  I,  fig,  8 et  9);  d’antres  minces  et  flexibles,  A mancbe 
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rond,  comnio  celles  qui  accompagnent  les  microscopes  tels  que  les 
livrent  les  opticiens.  Souvent  on  a besoin  d’une  aiguille  à cataracte 
droite  et  d’une  autre  courbe  sur  le  pial  de  quelques  petits  scalpels 
très-fins,  deux  ou  trois  fois  plus  gros  que  les  aiguilles  à cataracte, 
les  uns  aigus  et  droits,  les  autres  courbés  en  serpette. 

il  faut  en  même  temps  une  paire  ou  deux  des  pinces  suivantes  : 
pinces  ordinaires  fines  et  très-fines,  droites  et  courbes  (fig.l7,  p.  07); 
pinces  à dents  de  rat;  deux  paires  de  pinces  à pointes  lisses  et  effi- 
lées, aiguës  presque  comme  des  aiguilles  (fig.  18,  a,  p.  77),  mais 
aplaties  en  dedans,  et  d’autres  A branches  fortes,  à pointes  aiguës 
prismatiques,  dites  pinces  de  Strauss,  les  unes  droites,  les  autres 
courbes  (fig.  18,  et  c).  Il  faut  encore  une  paire  ou  deux  de  petits 
ciseaux  droits  et  courbes,  en  général  à pointes  fines,  «l  des  ciseaux 
à manche  (fig.  16,  p.  76). 

205.  On  peut  transformer  tout  microscope  ordinaire  en  micro- 
scope à dissection  au  moyen  du  prisme  redresseur  de  Nacliet 
( fig.  09  ) , qui  remplace  dans  le  tube  du  microscope  l’oculaire 


ordinaire.  I.e  prisme  (fig.  70)  contenu  dans  la  boîte  de  cuivre  est 
formé  de  quatre  surfaces  disposées  de  telle  façon  que  l’image  étant 
réfléchie  trois  fois  avant  d’arriver  à l’œil,  produit  un  renversement 
total  de  l’objet;  mais  comme  le  microscope  donne  lui-méme  des 
images  renversées,  il  s’ensuit  que  l’image  se  trouve  replac/‘e  dans 
sa  situation  normale.  La  direction  terminale  des  rayons  est  oblique  par 
rapport  à l’axe  du  microscope,  de  sorte  qu’en  employant  cet  appa- 
reil, on  voit  l’objet  un  peu  en  avant  du  microscope.  Un  des  avantages 
de  ce  prisme  est  de  pouvoir  être  appliqué  à tous  les  grossissements. 

I.'emploi  préalable  ou  permanent  du  prisme  redresseur  est  des 


Fi(c.  I». 

Prisme  redresseur. 


F.}?.  70. 

Théorie  du  prisme  redresseur. 
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plus  utiles  pour  choisir  cl  cueillir  avec  un  pinceau  ou  une  aiguille 
humectés  d’un  liquide  gluant  les  acariens,  les  ovules  et  autres 
objets  que  pour  l'examen  ou  la  conservation  il  importe  de  séparer 
des  corps  étrangers  ambiants. 

200.  On  peut  encore  citer  le  microscope  à dissection  et  à obser- 
vation de  Nachet,  qui  est  formé  d’une  longue  platine  et  qui  porte 
d’un  coté  un  bras  destiné  à recevoir  les  dmd)lets  à dissection 
et  de  l’autre  une  colonne  à support  horizontal  pour  recevoir  le 
corps  du  microscope.  On  peut  donc  à volonté  employer  le  micro- 
scope simple  en  enlevant  la  colonne  qui  porte  le  corps,  et  remettre 
celle-ci  en  place  pour  les  observations  avec  le  microscope  composé. 
Le  porte-doublet  est  mû  par  une  crémail- 
lère. 

On  peut  enfin  appliquer  le  principe  du 
microscope  binoculaire  aux  microscopes 
à dissection,  camme  l’a  fait  M.  Nachet 
(fig.  25). 

Au  moyen  de  cet  appareil,  le  relief 
des  .objets  qu’on  dissèque  e.st  apprécié 
d’une  manière  complète  ; il  en  résulte 

une  sûreté  remarquable  dans  le  maniement  des  instruments. 

207.  Microscope  à démonstration  du  professeur  Beale.  — Le  mi- 
croscope employé  par  le  professeur  Beale  avec  succès  pour  la  dé- 
monstration dans  les  cours  est  formé  d’uu  tube  extérieur  fixé  sur  un 
support  en  bois  qui  porte  une  lampe  que  l'on  peut  fixer  dans  différentes 
positions  et  sur  laquelle  se  braque  l’instrument  comme  une  lunette; 
elle  éclaire  ainsi  directement  l'objet.  On  met  ce  dernier  en  place 
sur  la  face  inférieure  de  la  platine  qui  est  fixée  au  tube  dans  lequel 
glisse  le  tube  du  microscope.  L’on  complète  rajustement  en  faisant 
glisser  le  système  optique  dans  le  tube  extérieur.  Il  n'y  a jilus  alors 
qu’à  régler  la  position  de  l’oculaire,  que  l’on  approche  ou  que  I on 
éloigne  selon  la  vue.  De  la  sorte  l’appareil  peut  servir  à un  grand 
nombre  de  personnes  sans  se  déranger,  et  chaque  observateur  met 
au  point  sans  courir  le  risque  de  détériorer  l’objet.  Le  microscope 
étant  placé  horizonlaleinenl,  la  préparation  est  retenue  à plat  contre 
la  face  inférieure  de  la  platine  par  des  chevalets  élastiques  dont  le 
modèle  varie  avec  chaque  fabricant.  MM.  Murray  et  lleath  construi- 
sent aussi  un  excellent  microscope  à démonstration,  et  M.  Collins 
a récemment  imaginé  un  nouveau  modèle  à l’usage  des  hôpitaux. 
11  peut  servir  comme  microscope  d’étude  ou  de  démonstration. 
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208.  On  fait  aussi  à Copenhague,  etc.,  des  microscopes  à ilémon- 
stralions  de  ce  genre,  c'est-A-dire  .sans  pied  proprement  dit,  dans 
lesquels  la  platine  est  rattachée  au  tube  dans  lequel  glisse  le 
corps,  de  manière  à pouvoir  fixer  la  préparation  sous  la  platine, 
puis  éclairer  directement  celle-ci.  Seulement  ces  microscopes 
sont  mobiles,  sans  supports  autres  que  trois  boutons  sous  la 
platine  permettant  de  dresser  rinstrument  comme  un  chandelier 
sur  son  pied,  sans  faire  courir  de  risques  à la  préparation. 
Ouand  celle-ci  est  placée , on  prend  comme  source  de  lumière 
les  nuages,  une  lanq>e  ou  un  bec  de  gaz  que  l’on  vise  avec  l’in- 
slrument.  Une  crémaillère  fait  mouvoir  le  tube  portant  l’objectif 
et  l'oculaire  pour  obtenir  la  mise  au  point  de  la  vision  distincte.  On 
fait  ensuite  passer  rinstrument  de  main  en  main.  Il  peut  servir 
pour  voir  les  vaisseaux  et  autres  parties  pouvant  être  conservées  eu 
pi'éparations  observables  A un  faible  grossissement. 

209.  Microscope  à démonstration  iKirtalif  de  Nachel. — Cetinslru- 

menl  comporte 
quelques  dispo- 
sitions nouvelles 
et  très- commo- 
des (fig.  72).  Il 
se  compose  d'un 
tube  recevant 
l'objectil  et  l'o- 
culaire glissant  à 
frottement  doux 
dans  un  tube  re- 

Ei!-’-  ~i-  lié  A un  manche 

Hicl'oscone  à démousti'ation  portatif  (NachH).  . > • 

* ‘ servant  a (uri^^er 

l'instruinent  vers  la  lumière;  A ce  manche  lient  une  colonnette 
sur  laquelle  est  ajustée  la  platine  et  un  éclairage  condensateur. 
Cette  platine  est  différente  de  ce  que  nous  avons  vu  dans  les  mi- 
croscopes ordinaires.  C'est  un  carré  long  ouvert  au  milieu.  L’ob- 
jet, au  lieu  d’étre  posé  sur  la  platine,  est  fixé  dessous  par  deux 
petites  pinces  A bascules  dont  les  bouts  sont  garnis  de  caoutchouc. 
L’idée  d’ap|)liqiier  la  préparation  sous  la  platine  est  Irés-ingénieuse 
cl  fort  utile  dans  un  microscope  A démonstration;  voici  pour- 
quoi : on  sait  que  les  différentes  préparations  sont  faites  sur  des 
lames  de  verre  d’épaisseui’s  quelquefois  trés-diflérentes  les  unes 
des  autres;  il  en  résulte  qu’A  chaque  changement  d’objet  on  est 
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obligé  do  niettro  au  point  par  suite  do  la  diffémioo  de  distance 
de  l’objet  à la  lentille  ; en  appuyant,  au  contraire,  la  préparation 
sur  sa  surface  supérieure  colle  surface  une.  fois  réglée  pour  l'ob- 
jeclif,  toutes  les  préparations,  quelque  soit  leur  épaisseur,  seront 
au  foyer  de  l’objectif,  (l’est  un  gain  de  temps  considérable  pour  un 
instrunient  destiné  à circuler  pendant  un  cours.  Une  fourchette 
placée  à rexlréinité  de  In  colonnelte,  et  dont  les  bouts  sont  garnis 
de  caoutchouc,  afin  d'amortir  les  chocs,  sort  avec  le  manche  à po- 
ser l'instrument  sur  une  table;  dans  ce  cas,  il  repose  sur  trois 


Fig.  73.  — Microscope  |>our  cxaiiiiner  ks  surfaces  verlicaica  (modifie  Nachel). 


points.  Si  on  veut  chercher  dans  une  préparation  un  point  difficile 
à trouver,  on  installe  ce  microscope  sur  un  petit  chevalet  très- 
simple,  porteur  d'un  miroir  qui  se  trouve  placé  sous  la  platine.  Les 
manipulations  s’exécutent  comme  sur  un  autre  microscope,  et, 
aussitôt  le  point  trouvé,  on  enlève  le  microscope  après  avoir  serré 
les  deux  pinces  qui  maintiennent  la  préparation  sous  la  platine. 

210.  La  figure  7ô représente  le  microscope  disjiosé  parM.  Laca/e- 
Dutliicrs  pour  scs  études  dans  les  aquariums,  et  un  peu  modifié  par 
M.  ^achet  depuis  le  premier  modèle  qu’il  fil  exéculer  en  I86i.  Une 
colonne  sur  une  base  solide  porte  un  bras  à l’extrémité  duquel  un 
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corps  de  microscope  peut  Être  promené  dans  l'espace  à l’aide  de 
deux  vis  rectangulaires,  de  manière  à suivre  l’objet  qui  se  dépla- 
cerait, ou  à le  placer  dans  le  champ  de  vision.  La  mise  au  point 
s’exécute  à l’aide  de  la  crémaillère  supérieure 
21 1 . La  figure  7i  représente  le  même  instrument  construit  récem- 
ment d’une  manière  bien  plus  compliquée  par  Ross,  ün  voit  la  mul- 


Fîk.  "4.  — Micniscopo  |>our  eiamincr  les  surl'accs  vorlicalef  (modèle  Rofts). 

tiplicité  des  mouvements  et  le  luxe  des  dispositions  mécaniques 
(Pour  les  autres  microscopes  à démon.slration,  voyez  ce  qui  a 
été  dit  page  157  à propos  des  microscopes  binoculaires.) 

212.  Micros'coi>cs  de  poche.  — Divers  modèles  de  microscopes  très- 


* Le  corps  peut  ôlrc  tourné  vorlicalcnient,  afin  dVn  faire  un  mici'oscopesorsranl  à 
examiner  des  objets  dc^nindc  étendue  situés  dans  des  baipiets  ou  sur  une  bible. 

’ Dans  la  fipr.  74,  R est  la  rolonne  sur  laquelle  monte  et  descend  le  tube  A ; 
Ib  E,  F,  les  vis  destinées  aux  divers  mouvements  rapides  et  lents. 
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petits  et  contenus  dans  une  boite  de  petites  dimensions,  deslinf's  A 
être  portés  dans  les  liépitaiix,  au  lit  des  malades,  et' dans  les  ex- 
cursions, ont  êté-exécutés  depuis  que  Cti.  Chevalier  a fait  son  micro- 
' scope  diamant  (18Ô4)  et  en  a publié  la  description  (le  Microscope 
et  son  emploi,  Paris,  1839).  Ils  ont  cet  inconvénient  capital  (ainsi 
que  celui  de  Brunner,  fait  plus  tard)  de  ne  pas  avoir  une  platine 
suffisamment  large. 

Le  microsco})e  de  poche,  dont  je  me  sers  souvent  en  voyage,  est 
celui  de  Nacliet  (fig.  75).  Cet  instrument  a 90  millimétrés  de  long 
sur  50  millimètres  de  large;  il  est  muni  de  forts  grossissements; 
il  peimet  de  faire  bien  des  observations  microscoj)iqiies  au  lit  du 


Fij».  75.  Fig.  76. 

de  poche  (moi)èlc  NachetU  Hici'oscope  i‘C]>!ié  dans  sa  boUe. 


malade.  Le  principe  de  sa  construction  consiste  A faire  de  la  boite  de 
l’instrument  (fig.  76)  la  base  de  tout  le  mécanisme.  D'un  montage 
facile,  il  ne  faut  que  -quelques  instants  pour  l'apprêter  ; le  cou- 
vercle glisse  et  ouvre  le  bout  de  la  boite  destinée  à recevoir  l’objet 
sous  lequel  se  trouve  le  miroir  fixé  sur  un  axe.  L’intérieur  du  cou- 
vercle porte  une  attache  destinée  à recevoir  le  corps  du  micro- 
scope couché  dans  la  boite;  il  n’y  a qu’à  retourner  et  replacer  le 
couvercle  dans  sa  rainure  pour  amener  les  lentilles  au-dessus  de 
l’objet.  Le  corps  du  microscope  est  muni  d’un  mouvement  lent  et 
d’un  autre  à glissement  comme  les  autres  modèles  ; quoiqu’il  soil 
très-court,  le  grossissement  est  le  même  que.  dans  les  autres,  par 
suite  de  la  construction  particulière  de  l'oculaire;  la  platine  est  dé- 
veloppée à 65  millimètres  de  longueur,  ce  qui  est  suffisant  pour 
les  préparations  ordinaires  ; l’intérieur  est  garni  en  velours  pour 
renfermer  le  tube  du  microscope  et  les  objectifs. 
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Hô.  Microscopen  chimiques.  — II  a été  fait  un  grand  iionibra 

de  microscopes  destinés  aux 
éludes  chimiques,  permeltant 
de  suivre  l'iiilluence  de  la 
chaleur  sur  divers  corps,  la 
cristallisation  dansdes verres 
de  montre  chaufTés  pour  hi- 
ter  l’évaporation,  etc.  Le  plus 
ancien  est  celui  de  Charles 
Chevalier  (1839).  Le  plus 
employé  (fig.  77)  est  celui  de 
Laurence  Smilh  (de  Charle- 
ston),  exécuté  par  M.  Nachet 
J, IJ  ,,  (Laurence  Smith  , Comptes  . 

Microsrope  diiinique  (modéii!  Sachet).  rendus  et  mémoires  de  la  So- 
ciété de  biologie.  Paris,  1830,  iii-8",  p.  155,  [tobin  et  Verdeil, 
Chimie  anatomique,  Paris,  1852,  in-8",  1. 1,  p.  717).  M.  Nachet  l’a  • 
modilié  ainsi  qu'il  suit  : 

Dans  cet  instrument,  les  objectifs  étant  placés  sous  l’ob;et,  on 
n'a  pas  à craindre  que  les  vapeurs  détruisent  les  lenRllés  ou  empê- 
chent la  vision  nette  par  suite  de  leur  condensation.  Les  objectifs 
sont  montés  sur  une  boîte  contenant  un  prisme  de  verre  Irés-pur  A 
deux  réflexions  totales,  qui  est  disposé  de  façon  à envoyer  dans  le 
corps  placé  obliquement  l'image  fournie  par  l'objectif.  L'obliquité 
du  corps  porteur  de  l'oculaire  est  des  plus  commodes;  la- rapi- 
dité des  nianipidations  est  plus  grande  et  plus  aisée  qu'avec  les 
autres.  La  platine  est  dorée,  pour  résister  aux  acides  qui  pourraient 
s’échapper  des  préparations.  Tout  le  microscope  est  monté  sur  un 
système  de  coidisses  à tiroir  pouvant  amener  le  prisme  qui  permet 
le  renversement  de  l'objectif,  et  les  objectifs  en  dehors  pour  chauf- 
fer directement  la  préparation  par  le  haut  ou  pour  changer  l’objec- 
tif. .\  l’aide  d’une  plaque  longue  isolée  ,,on  peut  aussi  chauffer  les 
objets  sans  danger  pour  l’instrument  pendant  l’observation;  il  est 
pounu  d'un  goniomètre  pour  mesurer  les  angles  des  cristaux. 

2 Li.  Des  microscopes  solaire,  à gai,  et  photo-électrique.  — Le  mi- 
croscope solaire  n’est  autre  chose  qu’un  microscope  simple  disposé 
d’une  façon  jiarticidiére,  afin  de  représenter  sur  un  écran  et  de 
rendre  visibles  dans  le  moment  même,  à un  certain  nombre  de 
spectateurs,  les  objets  microscopiques  qui  ne  peuvent  s’observer 
que  séparément  à l’aide  des  autres  sortes  de  microscopes. 
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I/invenlion  de  cet  inslnimeiil  reiuunlc  à l’année  17/i8;  elle  est 
due  à J.  Nallianael  Liebcrkülin,  célèbre  analoinisle  de  ilei'liii.  L’in- 
strument dont  il  donna  la  desciiption  était  composé  d’une  lentille 
puissante  pour  condenser  les  rayons  solaires  et  d’un  microscope 
simple.  Il  n’était  pas  accom|iagné  de  réllet  teur,  et  l’effet  de  cet 
appareil  était  rarement  satisfaisant.  Cufl’,  opticien  anglais,  con- 
struisit un  microscope  muni  de  cet  accessoire  et  du  microscope 
de  Wilson.  Æpinus,  Zielir,  Mai  tin,  Baker  et  Adams  le  perfection- 
nèrent, et  bientôt  B.  Martin  le  coinpléla  en  proposant  d’appliquer 
des  lentilles  achromatiques  au  microscope  solaire  ; mais  les 
moyens  de  fabrication  manquaient,  et  ce  n’est  que  plus  tard  que 
rinstrument  put  être  utilisable.  Luler  remplaça  le  miroir  en  verre 
par  un  réflecteur  métallique;  enlin,  de  nos  joni's,  Brewster  et  Go- 
ring  ont  modifié  aussi  avantageusement  cet  instrument,  dont  nous 
ne  dirons  que  quelques  mots,  en  raison  de  ce  que  son  emploi  a 
de  restreint.  Il  ne  peut  pas,  en  effet,  être  appliipiè  au\  recherches 
scientifiques. 

Charles  Chevalier  lit  divers  perfectionnements  an  microscope  so- 
laire : il  modilia  la  partie  mécanique,  plaça  une  roue  à engre- 
nage, a|>pliqua  un  verre  concave  achromatique  à rinstrument , 
rendit  le  foyer  variable,  construisit  l’objectif  acliromatiipie,  ainsi 
que  le  condenseur.  Ces  divers  perfectionnements  ont  été  partout 
adoptés. 

Pour  employer  rinstrument,  lu  lumière  du  soleil  est  renvoyée 
par  un'miroir  ou  par  Un  héliostat  dans  une  ebainbre  noire  où  est 
l'appareil.  La  lumière  est  concentrée  sur  l’objet  par  une  lentille 
condensatrice.  On  protège  les  objets  contre  l’inlluenced’nnc  tempé- 
rature trop  élevée  en  interposant  une  petite  cuve  en  verre-et  pleine 
d’une  Solution  d’alun. 

Si,  sur  un  animal  vivant,  tel  que  ceux  que  l'on  emploie  quand 
on  veut  observer  la  circulation  du  sang,  on  projette  le  foyer  des 
rayons  solaires,  il  y aura  brûlure,  et  par  coiiséipient  cessation  du 
phénouiéne;  d’autres  fois,  cette  concentration  de  la  cbaleur  est 
nécessaire,  par  exemple  lorsqu’il  s’agit  de  faire  cristalliser  des  so- 
lutions salines.  Il  est  donc  impoitnnt  de  savoir  régler  la  lumière. 
L’image  produite  par  le  microscope  est  reçue  sur  un  écran,  qui 
doit  être  parfaitement  tendu  et  parallèle  au  microscope.  Plus  l’é- 
cran sera  prés,  plus  l’image  sera  petite,  etc.,  et  vice  versa.  Cepen- 
dant l'écran  ne  peut  être  reculé  que  dans  certaines  limites,  car  la 
lumière  devient  insuffisante.  Bu  papier  blanc  bien  tendu  sur  un 
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i^liAssis  foiTTiora  un  dns  meilleurs  écrans.  On  peut  aussi  oniployordu 
papier  végétal  ou  projeter  l’image  sur  une  muraille  blanche  et  unie. 

En  se  ])larant  derrière  l'écran,  lorsqu'il  est  en  papier  mince,  on 
voit  distinclemenl  le.s  objets  et  l’on  peut  les  dessiner.  Lorsque  l’on 
montre  ft  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  spectateurs  les  elîets 
du  microscope  solaire,  on  les  fait  placer  derrière  l'écran,  afin  qu'ils 
ne  puissent  voir  que  l’image  de  l’objet.  Si  l'on  veut  dessiner,  on  re- 
çoit cette  image  sur  une  glace  dépolie. 

iMa.  Afin  d'obvier  aux  inconvénients  de  la  lumière  solaire,  surtout 
lorsqu'il  s’agit  do  démonstrations  scientifiques,  on  a recours  à 
l’emploi  de  la  lumière  du  gaz  oxy-hydrogène,  du  magnésium,  ou  ù 
la  lumière  électriipie.  On  emploie  donc  le  microscope  à gaz  ou  le 
microscope  photo-éloclriquo,  qui  ne  sont  autres  que  rinstiument 
solaire  modifié  relativement  à la  nature  de  la  source  lumineuse. 

Le  microscope  à gaz  employé  premièrement  par  Cooper,  de 
Londres,  fut  importé  en  France  par  M.  Warwick,  mais  l’appareil 
était  dangereux  è employer.  MM.  Donné  ‘,  Cbarles  Chevalier  et 
Galy-Cazalat  le  modifièrent  de  façon  à le  rendre  tout  à fait  ma- 
niable. 

IjC  microscope  photo-électriqite,  que  l’on  doit  à MM.  Donné  et  Fou- 
cauD,  fut  d’abord  consiruit  par  Charles  Chevalier.  Col  instnimcnl* 
a été  perfectionné,  quant  à la  forme  et  à l’éclairage,  par  M.  Du- 
bosq,  qui  en  a fait  un  appareil  commode  à employer.  Comme  le 
microscope  è gaz,  le  microscope  photo-èlectrique  est  un  micro- 
scope à démonstration  d'un  usage  restreint. 

2IC.  La  reproduction  des  images  données  par  le  microscope  à 
l’aide  de  la  photographie  au  lieu  du  dessin,  n’exige  pas  des  mo- 
difications essentielles  de  l'instrument,  mais  seulement  l’emploi  de 
procédés  photographiques  spéciaux  ajoutés  à l’usage  du  microscope. 
Nous  en  traiterons  en  parlant  de  la  reproduction  de  ces  images 
dans  un  chapitre  de  la  cinquième  seclion.  C’est  lé  également  qu’il 
devra  être  (|ueslion  dos  chambres  claires. 

C’est  plus  loin  aussi  à propos  de  l’éclairage  des  objets  s»us  le 
microscope  que  nous  aurons  à décrire  les  appareils  polarisaleurs 
susceptibles  d’étre  ajoutés  à presque  tous  les  microscopes. 

* Donné,  Appareil  tiauvean  pour  l'Crlairnge  tics  microscopes  au  mogen  tic  la 
lumière  tlu  fjai  oxy-htplroijcuc  iComplcs  rendus  des  séances  de  i Acatlcinic  des 
sciences,  Paris,  ISiO,  l X,  p.  240  et  t.  XI,  p.  125). 

* Donné  et  Kouc.-nilt,  Appareil  destiné  aux  démonst rations  microscopiques 
Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences.  Paris,  1044,  t.  XVllI,  j).  000). 
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CHAPITRE  IV 


Des  praprMWs  des  objectifs  et  des  oculeires. 


217.  Le  Holinndais  liorinann  van  Deyl  fnl  le  iireinier  qui  on  1702 
cüiisIruLsit  une  lon^nie-vue  adii'oina(i(|ue.  On  sait  de  pins  que  l’idée 
première  dn  microscope  acliroinalique  appartient  en  fait  à Euler, 
qui  en  donna  la  description  dans  sa  Uioptrique,  en  1771. 

De  1800  ù 1810,  le  physicien  Charles  fit  des  essais  pour  rendre 
achromatiques  de  petites  lentilles,  mais  sans  parvenir  ù donner  à 
ses  verres  une  disposition  convenable  pour  atteindre  le  hnt  pour- 
suivi '. 

En  1812,  Brewsler  proposa  de  former  des  lentilles  achromali- 
ques  composées  de  verres  doués  de  pouvoirs  réfringents  diffé- 
rents. Cette  idée  ingénieuse  ofl'rait  tant  d’inconvénients  pratiques, 
que  sa  mise  à exécution  ne  fut  pas  possible. 

Vers  1816,  Frauenhofer  fabriqua  des  microscopes  d’après  le  prin- 
cipe d’Euler,  mais  à une  seule  lentille  achromatique,  dont  les  verres 
n’étaient  pas  collés  ensemble.  Ces  microscopes  grossissaient  fort 
peu,  aussi  n’en  fit-on  pas  usage,  et  en  1821  Biot  écrivait  encore 
que  dans  les  microscopes  composés  il  n'est  pas  po.ssihle  do  faire  la 
lentille  objective  achromatique,  parce  que  les  verres  dont  il  la 
faudrait  composer  seraient  si  petits,  qu’on  ne  pourrait  pas  les  tra- 
vailler avec  exactitude.  [Vliysique,  p.  ,’Âi8.)  Les  savants  employaient 
toujours  à cette  époque  les  microscopes  non  achromati(iues  d'Adams, 
de  Charles,  etc. 

En  1825,  Charles  Chevalier  travaillait  avec  Vincent  Chevalier, 
son  père,  lorsque  le  mécanicien  Selligue,  leur  proposa  d’exécu- 
ter des  übjectils  achromatiques  pour  les  microscopes.  Après  six 
mois  d'essais,  Vincent  cl  Charles  Chevalier  parvinrent  à livrer  à 
Selligue  un  microscojie  exécuté  d'après  ses  indications  et  qui  ne 
le  satisfit  pas.  Néanmoins,  il  le  présenta  à l’Académie  des  sciences, 
le  î)  avril  1821,  et,  le  50  aoi’it  de  la  même  année,  Fresnel  exa- 
mina l’instrument,  signala  les  défauts,  tout  en  faisant  un  rapport 
favorable.  Fresnel  ne  fit  pas  mention  dos  constructeurs  dans  son 
mémoire,  car  il  ignorait  leur  collaboration  avec  Selligue. 

* Voyez  du  reste,  nur  ce  siijel,  jMUir  tous  les  détails  historiques  cl  bil)!lofn'3- 
pliiques,  rexeolleni  chapitre  üo  roiivratede  llntiiiig,  déjà  cité,  inlilulé  ; Un  e III, 
Histoire  du  microscopet  de  ton  emploi,  rl  des  appareils  arecssoirct. 
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l/insti'uiMOiit  présenté  par  Sellignc  avait  son  ohjeelif  composé 
de  quatre  lentilles,  formées  chacune  d'un  flinl-gUm  plano-coiicave, 
dans  lequel  s'enclavait  une  leBilille  biconvexe  de  croivn.  Il  possé- 
dait déjà  un  certain  achromatisme,  mais  les  lentilles  ayant  leur 
côté  convexe  tourné  vers  l’obiet,  il  en  résultait  une  grande  aber- 
ration de  sphéricité;  on  avait  cherché  à diminuer  celle-ci  par  des 
diaphragmes  très-petits;  mais  ils  ôtaient  beaucoup  de  lumière  et  par 
suite  l'instrument  était  défectueux. 

Charles  Chevalier  reprit  alors  les  travaux  d'Kuler,  et  il  parvint 
à faire  des  lentilles  achrumali(iiics  exemples  d'aberration  sen- 
sible. Il  eut  l'idée  de  tourner  le  côté  plan  de  la  lentille  vers  l'objet; 
il  put  alors  construire  des  lentilles  d'un  foyer  court  et  d'un  petit 
diamètre.  Il  imagina  aussi  de  réunir  les  deux  lentilles  au  moyen 
d’une  substance  diaphane,  la  térébenthine  dite  baume  du  Canada^ 
Parce  moyen,  il  empêcha  l'humidité  de  s'introduire  entre  les  deux 
verres,  et  il  évita  la  déperdition  de  lumière  occasionnée  par  les 
réllexions  des  surfaces  juxtaposées. 

Ces  perfectioniieinents  ont  donné  l'essor  à la  construction  des 
microscopes.  Les  fabricants  français  et  étrangers  s'appliquèrent  à 
reproduire  ces  idées,  et  c'est  seulement  depuis  1825  que  datent 
l'industrie  et  la  jiroduction  des  premiers  bons  microscopes. 

En  1824,  Charles  Chevalier  construisit  la  première  lentille  achro. 
matique  de  quatre,  lignes  de  foyer,  deux  lignes  de  diamètre  et  une 
ligne  d'épaisseur  au  centre. 

Il  faut  remarquer  ipie  si  l'on  n'eut  pas  construit  de  petites  len- 
tilles à court  foyer,  un  n’aurait  pu  en  supei'|H)scr  plusieurs,  comme 
l'a  imaginé  Le  üaillif,  et  détruire  l'aberration  de  sphéricité. 

En  1825,  Vincent  et  Charles  Chevalier  jn-ésentérent  à la  Société 
d’encouragement  un  microscope  achromatique  perfectionné  sous  le 
nom  de  micruxcopc  d'Eulcr.  llachelte  fit  ohserve'r,  dans  son  rap- 
port, que  l’iiisti'uinent  n'avait  pas  d'aberration  sensible  et  présen- 
tait autant  de  netteté  que  les  télescopes  achromatiques. 

Dans  les  années  qui  suivirent  Tulley,  Goring,' en  Angleterre, 
et  Ainici,  à Elorence,  construisirent  des  lentilles  achroinatiqucs  ; 
mais  il  faut  observer  que  c’est  de  la  première  construction,  en 
1825,  que  datent  les  procédés  voulus  pour  faire  des  lentilles 
achromatiques  convenables  pour  les  microscopes. 

En  1827,  M.  Ainici  construisit  le  microscope  horizontal;  il  fut 
reproduit  par  Vincent  et  Charles  Chevalier,  par  les  opticiens 
anglais,  et  Arago  déclara  riiistrumcnt  parfaitement  exécuté. 
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De  1828  à 1830,  Charles  Chevalier  achromatisa  des  lentilles 
d’une  ligne  et  d'uiie  demi-ligne  de  fuyer  ; dès  lors  l'usage  des  forts 
grossissements  devint  général. 

A Paris,  Bouquet,  Trôcourl  et  Oberlucuser,  Lerebours,  Soleil  ; à 
Berlin,  Schick  et  Pistor;  à Vienne,  Plœssl  et  les  successeurs  de 
Frauenhofer,  à Munich,  imitèrent  bientôt  le  microscope  français. 

218.  Lister,  en  1850  (Philosophical  Transactions.  London,  in-4“, 
p.  187),  montra  que,  pour  chaque  lentille  composée  de  flinl  et  de 
Crown,  il  n'y  a que  deux  points  (qu’il  nomma  points  focaux  aplana- 
tiques)  où  disparait  toute  aberration  quand  on  y place  un  objet 
(aplanalique,  de  àn'hivit,  qui  n’est  pas  dispereé.)  L'un  de  ces  points 
est  celui  où  disparait  l’aberration  de  sphéricité,  l'autre  est  celui 
où  disparait  l’aberration  chromatique. 

Dans  la  pratique,  on  ne  peut  éviter  complètement  ni  l'aberration 
de  sphéricité,  ni  l'aberration  chromatique.  Si  même  l’on  réussit  à 
réunir  en  un  point  les  rayons  marginaux  violets  et  rouges,  le  résultat 
de  la  dispersion  de  tous  les  rayons  difTéremment  colorés  du  spectre 
n’est  jamais  complètement  uniforme  ; caries  bords  de  l'image  laisse- 
ront encore  voir  des  traces  des  rayons  moyens  du  spectre  qui  n’au- 
ront pu  se  confondre  et  ces  bords  paraîtront  être  d'un  vert  jaune. 
C’est  pour  cela  que,  dans  la  construction  des  microscopes,  on  donne 
un  peu  plus  d'épaisseur  à la  lentille  en  flinl,  afin  d'obtenir  une.  lueur 
bleuâtre  qui  est  plus  agréable  à l'œil,  et  l’on  dit  alors  que  la  len- 
tille double  a été  corrigée  par  excès.  Celle-ci  est  dite  corrigée  par 
défaut,  quand  elle  laisse  voir  une  bordure  rougeâtre  autour  de 
l’objet.  En  traitant  de  la  dispersion  des  coulenrs,  on  dit  que  la  len- 
tile  double  d’un  microscope  a été  corrigée  par  excès  ou  par  défaut. 
Ces  mêmes  termes  sont  usités  aussi  quand  on  parle  de  la  correc- 
tion de  l’aberration  de  sphéricité. 

219.  Si  l’on  excepte  ce  qui  touche  aux  questions  de  l’angle  d'ou- 
verture des  objectifs,  aux  objectifs  à immersion  et  à correction  dont 
il  va  être  question,  l’on  peut  dire  que  pendant  quinze  ans,  les  len- 
tilles des  microscopes  furent  construites  d’après  les  idées  de  Charles 
Chevalier,  et  que  de  1823  à 1838  aucun  changement  essentiel  ne 
fut  opéré.  A l’Exposition  univei-sellc  de  1855,  Amici  montra  des 
jeux  de  lentilles  dont  la  combinaison  était  dilTérente.  En  effet,  il 
n’employait  plus  trois  lentilles  séparément  achromatiques,  pour 
former  l’objectif  du  microscope,  mais  bien  trois  lentilles  séparé- 
ment non  achromatiques,  et  qui,  réunies,  donnaient  des  images 
très-nettes  et  exemptes  de  coloration.  (Voy.  sur  cet  historique  Du- 

C.  Rous.  — Hicroscope,  tl 
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jaitlin,  Observateur  au  microscope,  Paris,  1845,  in-12,  p.  521,  et 
Arthur  Chevalier,  l’Étudiant  micrographe,  Paris,  1865,  in-8“,  p.  75.) 

ARHCLE  I.  — DES  CO.VDITIOSS  QOE  DOIVENT  REMPLIR  LES  OBJECTIFS. 

220.  Nous  reronnaitrons  avec  Carpenter  qu’un  objectif  doit  rem- 
plir quatre  conditions  : 1*  posséder  complètement  le  pouvoir  défi- 
nissant, c’est-à-dire  pouvoir  donner  une  image  très-nelte  et  très- 
noire  des  détails,  reliefs  et  des  contours  d’un  objet  ; 2”  avoir  un 
certain  pouvoir  pénétrant,  afin  de  permettre  à l’observateur  de 
distinguer  du  même  coup  plusieurs  plans  très-rapprochés  les  uns 
des  autres  dans  l’épaisseur  dos  objets  ; 5°  être  doué  d’une  certaine 
puissance  résolvante  ou  séparatrice  des  éléments  très-serrés  existant 
sur  une  surface,  tels  que  les  stries  ou  les  points  des  diatomées,  etc.; 
il  doit  enfin  4“  donner  un  champ  de  vision  très-plan. 

A ces  quatre  conditions,  nous  en  ajouterons  une  cinquième  qui  est 
une  distance  frontale  suffisante,  afin  de  permettre  d’observer  des 
objets  ou  coupes  un  peu  épaisses  lorsqu’on  est  obligé  de  les  cou- 
vrir d’un  verre  plus  ou  moins  mince. 

Les  expressions  de  jmuvoir  pénétrant  et  de  pouvoir  définissant, 
ont,  comme  on  le  sait,  ëlé  introduites  dans  la  science  par  Goring. 
{Microscopie  Cabinet,  London,  1855.) 

221.  Voyons  maintenant  comment  ces  quatre  qualités  sont 
utilisées  ou  opposées  quelquefois  les  unes  aux  autres. 

1°  Le  pouvoir  définissant  dépend  de  la  perfection,  avec  laquelle  a 
été  obtenue  la  correction  des  aberrations  de  sphéricité  et  de  chroma- 
tisme, et  quel  que  soit  l'angle  d'ouverture  de  l’objectif,  avant  tout 
cette  correction  doit  être  parfaite.  Un  micrographe  expérimenté 
peut  juger  facilement  de  cette  perfection  sur  tout  objet  dont  l’étude 
lui  est  familière,  et  il  pourra  surtout,  avec  un  objectif  à compensa- 
tion et  à correction,  juger  pleinement  des  différentes  corrections,  si, 
après  avoir  employé  un  oculaire  laible,  il  utilise  un  oculaire  plus 
fort.  Dans  ce  cas,  la  vigueur  de  l’image  est  très-sensiblemeiit  altérée 
si  la  correction  n’est  pas  parfaite. 

Une  certaine  habitude  est  indispensable  pour  reconnaître  un  ob- 
jectif qui  définit  bien.  Les  contours  de  l’image  qu'il  présente  parais- 
sent très-fins  et  très-vils.  Des  objets  placés  les  uns  A cété  des  autres 
et  ceux  qui  se  trouvent  les  uns  au-dessus  des  aulres,  tout  en  étant 
projetés  sur  le  même  plan  optique,  laissent  voir  distinctement  leurs 
contours,  et  on  s’oriente  facilement.  Toute  l’image  ressemblant  à 
une  bonne  gravure  ou  à une  impression  avec  des  lettres  bien  accen- 
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tuées,  l'ensemble  a par  suite  quelque  chose  de  net  et  d’élégant. 

llsuflil,  pourconslaler  l'effet  contraire,  de  recourir  à un  fort  ocu- 
laire. Alors  les  contours  deviendront  épais,  incorrects  ; la  nelletéde 
riniagc  diiiiiuuera  sur  tous  les  points;  l'aspect  général  sera  celui 
d'une  impression  dont  les  lettres  ont  des  contours  incertains.  C'est 
celte  finesse  des  contours  donnant  de  l'élégance  à l'imago  qui  doit 
faire  préférer  les  objectifs  définissant  bien.  Un  objectif  doué 
d’uut-fgrande  puissance  de  pénétration  donne  habituellement  des 
images  plus  pâles,  plus  laiteuses  et  ne  permet  qu’à  ceux  qui  ont 
des  recherches  une  véritable  expérience  de  laboratoire  d'appré 
cier  ses  grands  avantages  qui  sont  importants  surtout  dans  toutes 
les  études  anatomiques. 

222.  2'’  Le  j>ouvoir  pênélranl  se  dit  du  plus  ou  moins  de  facilité 
qu’on  éprouve  à distinguer  les  parties  d’un  corps  qui  seraient  un 
peu  en  dehors  du  foyer,  dans  toute  l’épaisseur  d'un  globule  micro- 
scopique sphérique,  par  exemple,  placé  au  point  de  la  vision  distincte. 
Cette  faculté  étant  en  raison  inverse  de  la  valeur  de  l’angle 
d’ouverture,  plus  celui-ci  sera  ouvert,  plus  Vépaisseur  ou  la  profon- 
deur focale  se  réduira  à un  plan  mathématique,  de  sorte  qu’un  ob- 
jectif à angle  d’ouverture  comparativement  modéré,  donnera  plus 
facilement  une  vue  de  l’ensemble  des  épaisseurs  d’un  objet  (la  per- 
fection du  pouvoir  definissant  étant  bien  entendu  établie  en  prin- 
cipe). 

Ceci  est  facilement  compréhensible  et  s’appuie  sur  des  principes 
d’optique.  Nous  savons  que  les  rayons  centraùx  subissent  une  faible 
réfraction  ou  un  faible  changement  de  leur  direction  première.  Au 
contraire  les  rayons  marginaux  subissent  une  déviation  considérable; 
plus  cette  déviation  est  grande,  plus  est  considérable  la  différence 
de  réfraction  (ou  de  déplacement  par  suite  de  leur  transport)  de 
deux  faisceaux  provenant  de  points  placés  l’un  au-dessous  de  l’autre, 
et,  par  suite,  plus  est  grande  la  différence  d'ajustement  focal,  de 
sorte  qu'il  faudra  un  déplacement  du  foyer  de  l’objectif  ou  de  la 
distance  de  l’objet  à l’objectif  pour  obtenir  alternativement  une 
image  nette  dd  ces  points  voisins  ; de  là  l’obligation  de  mettre  au 
foyer  constamment  les  différents  plans  occupés  par  tels  ou  tels 
corpuscules  par  exemple  quoiqu’ils  soient  trés-rapprochés.  Il  s’en- 
suit qu’un  objectif  à angle  d’ouverture  modérée  permettra  à l’ob- 
servateur d’avoir  de  l'ensemble  d'un  objet,  dont  les  différentes 
parties  sont  situées  à une  certaine  distance  lus  unes  des  autres, 
une  idée  suffisamment  nette,  sans  ajiislermathématiqucment  chaque 
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partie  de  cet  objet.  Certainement  tous  les  plans  ne  seront  pas 
également  au  foyer,  mais  entre  une  perfection  qui  serait  inutile, 
puisqu’il  reste  la  ressource  de  mettre  au  point,  et  la  possibilité  de 
voir  d’un  seul  coup  l’ensemble  de  l’objet,  la  nuance  est  si  peu  con- 
sidérable qu’o;i  préférera  toujours  pour  les  travaux  de  laboratoire 
un  objectif  il  profondeur  focale  considérable. 

225.  Maintenant,  il  faut  observer  que  si  ceci  est  absolument  vrai 
pour  les  objectifs  relativement  faibles  (de  100  500  fois),  il  n’en 

est  plus  complètement  de  même  pour  les  objectifs  très-forts,  et  voici 
pourquoi  : d'une  part,  l’accroissement  de  l'angle  d’ouverture  aug- 
mentant, la  quantité  de  lumière  (et  c’est  là  une  condition  absolue) 
doit  être  aussi  considérable  que  possible  dans  de  tels  objectifs; 
d’un  autre  côté,  les  circonstances  même  qui  font  obtenir  le  grossis- 
sement font  aussi  qu’on  ne  peut  pas  espérer  pouvoir  jamais  voir  un 
objet  dans  scs  trois  dimensions  à la  fois,  mais  seulement  l'état  d’un 
plan  de  cet  objet,  et,  pour  apprécier  sa  masse,,  il  n’y  a d’autre  res- 
source que  de  plonger  successivement  dans  les  différents  plans  en 
coordonnant  mentalement  les  diverses  observations  qui  en  résultent. 

224.  5"  Pouvoir  séparateur,  analytique  ou  résolvant.  Celte  faculté 
dépend  entièrement  de  la  grandeur  de  l’angle  d’ouverture.  Elle  est 
l’opposé  du  pouvoir  pénétrant  avec  lequel  divers  auteurs  l’ont  con. 
fondue,  au  moins  dans  les  termes. 

Elle  consiste  en  cette  qualité  qu’ont  certains  objectifs  de  donner 
une  vision  complète  des  dispositions  relatives  à la  structure  delà 
superficie  d’un  objet  transparent,  tels  que  mamelons,  ouvertures, 
stries,  points  ou  filaments  ayant  le  même  indice  de  réfraction  que 
la  surface  dont  ils  font  partie  cl  arrêtant  si  peu  la  lumière  que  si 
on  n’emploie  pas  la  lumière  oblique,  on  ne  les  apercevra  pas.  Or 
la  lumière  oblique  a pour  résultat  de  faire  former  l’image  de  l’objet 
par  les  rayons  passant  par  les  bords  de  l’objectif,  ou  autrement  de 
fournir  à l’objectif  des  pinceaux  formant  à leur  foyer  une  image  des 
perspectives  obliques  de  l’objet.  Si  l’angle  d’ouverture  est  assez 
grand  pour  que  la  direction  des  pinceaux  marginaux  soit  suffisam- 
ment oblique  par  rapport  aux  rayons  centraux,  rima'‘gesera  formée 
d'une  série  de  perspectives  analogues  à celles  qui  sont  produites 
artificiellement  par  l’éclairage  oblique,  c’est-à-dire  qu’elles  repré- 
sentent les  inégalités  de  réfraction  de  la  surface  beaucoup  plus 
vigoureusement  que  ne  le  feraient  les  pinceaux  du  centre. 

On  voit  qu’entre  deux  objectifs  à angles  d'ouverture  différents, 
l‘un  pourra  montrer  sans  le  secours  de  la  lumière  oblique,  des 
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détails  que  l'autre  ne  décéléra  qu’à  l'aide  de  ce  moyen  ; il  y a donc 
dans  le  pouvoir  résolvant  une  qualité  incontestable.  Malheureuse- 
ment elle  annuje  quelquerois  les  deux  qualités  précédentes,  surtout 
la  pénétration  et  n’oblige  pas  à une  grande  perfection  dans  la  défi- 
iiUion  des  contours.  Il  existe  des  objectifs  très-défectueux  au  point 
de  vue  de  la  définition  parfaite,  et  qui  séparent,  grâce  à leur  angle 
d’ouverture  considérable,  des  stries  extrêmement  rapprochées.  Les 
micrographes  observateurs  doivent  donc  toujours  préférer  la  bonne 
définition  à un  pouvoir  séparateur  considérable,  lequel  n'aurait  pas 
d'application  dans  la  grande  majorité  des  cas. 

225.  4“  La  disposition  parfaitement  plane  du  champ.  C’est  une 
qualité  sur  laquelle  il  est  inutile  d’insister;  cependant  il  peut  y 
avoir  d'excellents  objectifs  qui  présentent  un  champ  courbé.  Nous 
avons  vu(p.9iet99)que  la  déformation  régulière  des  images,  toutes 
corrigées  qu'elles  soient  d'ailleurs,  est  une  suite  naturelle  de  la 
marche  des  rayons.  Lorsqu’on  observe  des  objets  ou  éléments 
isolés,  cet  inconvénient  n’est  pas  grave  ; mais  il  le  devient  dans  le» 
applications  d'un  tel  objectif  à l'examen  d'objets  allongés  ou 
tranchés  en  minces  coupes.  Heureusement  les  constructeurs  sont 
parvenus  à faire  disparaître  en  grande  partie  cette  dépression  du 
champ  de  la  vision  qu’on  observe  dans  tous  les  anciens  microscopes. 

226.  En  résumé,  le  pouvoir  séparateur  d'un  objectif  dépend  de  la 
grandeur  de  l'angle  d’ouverture,  et,  par  suite,  de  l'obliquité  des 
rayons  lumineux  que  les  lentilles  peuvent  encore  recevoir  des  dif- 
férents points  de  la  surface  de  l’objet.  S’il  s’agit  de  lignes  très- 
rapprochées  d’une  surface  transparente,  qu'elles  soient  l’effet  de 
stries  ou  de  sillons,  l'éclairage  oblique,  dans  ce  cas,  acquiert  une 
grande  importance.  Il  est  évident  qu'en  passant  par  de  semblables 
inégalités , les  rayons  qui  traversent  l'objet  dans  une  direction 
centrale,  donneront  des  résultats  moins  nets  que  ceux  qui  tombe- 
ront obliquement  sur  sa  surface.  C'est  ainsi  qu’on  voit,  à l'aide 
d'un  objectif  de  force  moyenne,  avec  un  angle  d’ouverture  plus 
prononcé  et  en  recourant  à l'éclairage  oblique,  des  choses  dont  on 
n'apercevait  aucune  trace  avec  un  éclairage  central.  Au  contraire, 
un  objectif  ayant  un  très-grand  angle  d’ouverture  pourra  recevoir, 
tout  en  se  bornant  à l'éclairage  central,  un  si  grand  nombre  de 
rayons  très-obliques  qu’on  obtiendra  un  résultat  pareil  à celui  que 
donne  l'éclairage  oblique  avec  une  combinaison  plus  faible.  Mais  si> 
en  se  servant  d’un  puissant  objectif,  à très-grand  angle  d’ouverture, 
on  emploie  en  même  temps  l’éclairage  oblique,  toute  incertitude 
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cessera,  car  il  possédera  une  puissance  de  résolution  que  n’attein- 
dra jamais  un  l^aible  objectif  à petit  angle  d’ouverture.  (Frey.) 

D’après  ce  qui  vient  d’étre  dit,  on  comprendra  pourquoi  les  opti- 
ciens se  sont  si  fortement  appliqués,  dans  ces  derniers  temps,  à 
agrandir  l’angle  d'ouverture  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

227.  5*  DUtance  frontale  {appelée  imirropren\ent  foyer  oti 
distance  focalé).  Pour  l’observateur  qui  veut,  avec  le  microscope, 
faire  des  recherches  sérieuses  et  non  pas  s’en  servir  en  simple 
curieux,  il  est  indispensable  de  tenir  compte  de  cette  qualité.  De- 
puis quelques  années  on  a im  peu  négligé  ce  point,  en  Angleterre 
et  en  Amérique  particulièrement;  on  a complètement  perdu  de  vue 
le  cAté  pratique  du  microscope  pour  s’adonner  à l'agrandissement 
de  l’angle  d’ouverture  d’une  façon  exagérée  et  comme  on  n’y  peut 
arriver  qu’en  rapprochant  de  l’objet  la  lentille  frontale  ou  inférieure 
de  l’objectif,  on  a supprimé  toute  distance  entre  la  lamelle  mince  et 
cette  lentille.  Quelque  parfaits  que  soient  ces  objectifs  A court  foyer, 
ils  seront  toujours  rejetés  par  le  savant  obligé  de  conserver  cette 
distance  assez  grande  pour  l’examen  de  pièces  couvertes  d’un  verre 
épais,  ou  encore  de  celles  dans  lesquelles  il  y a nécessité  de  plonger 
le  regard,  pour  ainsi  dire,  par  suite  du  volume  des  objets  trans- 
parents qu’on  ne  peut  pas  écraser.  A cet  égard,  M.  Nachet  adonné 
une  supériorité  notable  à ses  objectifs,  on  les  construisant  avec  un 
angle  d’ouverture  très-suffisamment  grand  et  une  distance  frontale 
presque  double  de  celle  que  leur  donnent  les  autres  opticiens. 

ARTICLE  II.  DE  l’aSGLE  d’oOVERTURE  DES  OBJECTIFS. 

228.  On  entend  par  angle  d’ouverture  l’angle  que  font  entre  eux 
les  deux  rayons  extrêmes  émanant  de  l’objet  et  utilises  par  l’ob- 
jectif. 

Bien  des  conditions  font  que  ces  rayons  sont  réellement  effi- 
caces ou  au  contraire  qu’ils  n’arrivent  pas  à concourir  à la  formation 
de  l’image,  et  pourtant  leur  rôle  a une  importance  telle,  dans  cette 
formation  d’images,  qu’elle  surpasse  comme  résultat  définitif  les 
avantages  du  grossissement  seul.  En  d’autres  termes,  on  peut  avoir 
des  objectifs  trés-puissants  montrant  beaucoup  moins  de  détails  que 
des  objectifs  plus  faibles,  construits  en  vue  d’obtenir  un  grand  angle 
d’ouverture,  c’est-à-dire  d’utiliser  la  grande  majorité  des  rayons 
obliques  émanant  de  l’objet.  Supposons  la  surface  d’un  objet  bien 
également  transparent,  la  perception  des  reliefs  ou  différences 
d’épaisseur  est  due  aux  différences  de  l’influence  qu’exercent  sur  la 
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lumiëi'c  les  inégalités  de  la  surface.  On  voit,  en  y réfléchissant,  que 
la  perception  de  semblables  inégalités  sera  trés-faiblement  obtenue 
par  la  vision  centrale  ; mais  qu’au  contraire  les  pinceaux  obliques 
émanant  d'une  surface  mamelonnée  exerceront  une  grande  in- 
fluence dans  la  formation  de  l'image  produite  par  celte  surface; 
de  là  l'effet  vraiment  étonnant  de  la  lumière  oblique  sur  des  objec- 
tifs, même  de  ceux  qui  ont  un  petit  angle  d'ouverture. 

229.  Depuis  que,  en  1850,  Jackson  Lister  fit  paraître  son  travail 
{Transactions  philosophiques)  sur  ce  sujet,  les  opticiens  ont  vaincu 
presque  toutes  les  difllculiés  inhérentes  à la  construction  de  ces 
objectifs  et  sont  arrivés  à donner  aux  objectifs  des  angles ‘d'ouver- 
ture vraiment  remarquables,  surtout  depuis  l’invention  du  procédé 
à immersion  d’Amici.  Quand  on  réfléchit  qu’on  peut,  avec  un 
système  de  lentilles  prenant  des  rayons  émanant  d'un  objet  sous 
un  angle  de  170  degrés,  fournir  une  image  à laquelle  concourront 
à la  fois  les  rayons  centraux  et  ceux  qui  sont  écartés  de  85  degrés, 
on  reste  étonné  de  la  perfection  qu'il  a fallu  apporter  successive- 
ment aux  combinaisons  optiques. 

Ces  progrès  à partir  des  travaux  de  Lister  furent  très-rapides. 
Ross  le  premier  et  Powell  en  Angleterre  exécutèrent  les  meilleures 
combinaisons  de  ce  genre  vei'S  18A2;  les  angles  obtenus  étaient 
00  à 74  degrés.  En  1844  Amici  fit  un  objectif  pos.sédanl  un  angle 
de  112  degrés.  En  France,  les  progrès  furent  plus  lents,  le  mé- 
moire de  Lister  étant  resté  complètement  inconnu.  Les  objectifs  de 
Charles  Chevalier  et  Oberhæuser  étaient  d'angle  et  de  grossissement 
assez  faibles.  En  1845  {Comptes  rendus  des  séances  de  F Acad,  des 
sciences,  Paris  1845,  t.  X.\,  p.  156)  M.  Nachet  père  présenta  à 
l'Académie  des  sciences  un  objectif  fort,  construit  sur  le  principe 
de  l’agrandissement  de  l'angle  d’ouverture  et  que  possède  M.  le  pro- 
fesseur Lebeit.  En  1847  ces  objectifs  étaient  habituellement  de 
100  à 120  degrés.  En  1851  le  jury  de  l’Exposition  de  Londres' 
constata  sur  les  objectifs  de  Ross  un  angle  d'ouverture  de  : 

27°  pour  ceux  dits  de  1 pouce. 

60°  '/, 

113°  V. 

107»  '/, 

135»  •/.. 

‘ Brcwsler  a Treatise  on  Optirs,  London,  1853,  page  474. 

.Votons  ici  A propo.s  des  indicalions  qui  suivent  que  les  numéros  des  olijectiLs 
des  opticiens  anglais  correspondent  su  fmjer  que  }>osséderaU  une  lentille  simple 
de  mhne  'yrottissemeni  que  l'objectif  auquel  on  les  compare.  Ainsi  un  olijecliL 
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Parmi  les  objectifs  des  remarquables  microscopes  que  M.  Nachel 
avait  à cette  exposition,  l’un  de  Vi<  de  pouce  donnait  un  angle  d'ou- 
verture de  134  degrf's. 

En  1853  Ross  a présenté  à la  Société  microscopique  de  Londres 
un  objectif  de  '/»  de  pouce  anglais  offrant  un  angle  d’ouverture 
de  155  degrés. 

230.  L'agrandissement  de  l’angle  formé  par  les  faisceaux  venant 
de  l’objet  augmente  l'éclat  et  la  vigueur  de  l'image,  comme  le  fait 
sentir  l’examen  de  la  figure  78.  Soit  un  objectif  B,  et  A un  objet; 
tous  les  rayons  entre  AC,  AC  sont  supposés  les  seuls  utilisés 
dans  un ‘objectif  qui  serait  construit  de  telle  sorte  que,  malgré 
la  grandeur  de  la  lentille  frontale , ces  rayons  soient  les  rayons 
extrêmes  concourant  à former  l’image  agrandie  de  l’objet  A; 
mais  il  est  évident  que  si,  par  une  combinaison  mieux  entendue 

dit  de  (le  pouce  n’a  pas  Vu  de  pouce  de  distance  ou  longueur  foculc  ou  fron- 
tale, soit  2***,0I;  mais  il  a le  mÔme  grossissement  qu'une  lentillo  simple  qui 
aurait  ce  foyer  Cû  système  très-logique  en  théorie  n'a  plus  de  sens  dans  la  pra> 
tique,  car  d'un  opticien  è l’autre  des  objectifs  de  même  nunièit)  ont  des  grossisse^ 
rnents  très-difTèrents.  Le  tableau  ci-joint  montre  les  différences  des  numéros, 
les  gi'ossissemenls  étant  semblables. 


Tablrau  comparatif  dex  notatiom  et  numirox  donnéx  par  les  conxtivcteurx  d 
leur»  objectifi'. 


ÜI*TICIK.\S 
kou.  ilITI 

lia 

ANGLAIS  * 

N1ILL 

LUUIk 

UCIIT 

Pari» 

OllUUtSU 

ItkTlKl 

Paris 

lILUIk 
UTILk 
à Welziar 

B 

Mslrii 

4 Berlin 

1 

1 

B 

2 

|K)uces 

2 pouc(>s 

U 

2 

2 

4 

3 

3 

1 

— 

1 — 

4 

4 

7 

y. 

— 

.'/*  - 

2 

5 

5 

8 

— 

J*  - 

3 

0 

7 

V. 

— 

V.  - 

4 

7 

8 

D 

9 

— 

./•  - 

5 

8 

9 

11 

y» 

— . 

y 10  "*• 

c 

11 

'* 

— 

y-  ~ 

7 

10 

10 

Vis 

— 

8 

11 

'/» 

— 

'/«  - 

0 

12 

*;sü 

— 

■/»  - 

10 

15 

V»  - 

11 

10 

7»  - 

12 

18 

Hi 

* Je  note  ici  les  objectif  que  j*ai  pu  avoir  sons  les  yeux  ou  dont  J’ai  pu  obtenir  les 
grosMSsenients. 

• Constructeurs  américains  : Spencer,  — Tooles,  — Wales.  — Grunow,  iiièiiie  nomen- 

clature que  le>  constructeurs  an{;lais,  mais  suivie  sans  exactitude  absolue.  J’ai  4*u  des 
objectifs  marqués  1/4  de  pouce  qui  étaient  des  1/6,  et  rice  irrsu.  . 
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des  courbures,  l'opticien  est  parvenu  à faire  qu'à  ce  cône  de  rayons 
C'AC  on  ajoute  le  cône  D'AO  enveloppant  l'autre,  la  quantité  de 
lumière  sera  considérablement  accrue  ; 
la  moindre  addition  produit  un  éclatcon- 
. sidérable,  à cause  du  développement  de 
l'aire  marginale  D'C',  C'D.  Mais,  de  plus, 
remarquons  que  ces  rayons  sont  de  plus 
en  plus  obliques  par  rapport  à l'axe  de 
la  lentille,  qu'ils  ajoutent  aux  perspec- 
tives centrales  des  perspectives  infini- 
ment plus  accusées.  Ceci  est  si  vxai,  que 
dans  certains  objectifs  à très-grand  angle  d'ouverture,  on  aug- 
mente la  visibilité  de  très-petits  détails  en  masquant  le  centre  de  la 
lentille  et  en  n’utilisant  positivement  que  ses  bords. 

De  même,  en  employant  un  condensateur  au-dessous  de  l'objet, 
on  augmente  l'importance  des  rayons  marginaux  aux  dépens  de  la 
lumière  centrale.  De  même  aussi,  en  portant  le  miroir  do  côté 
pour  éclairer  l'objet  obliquement,  ce  sont  les  rayons  des  bords  d'un 
côté  de  l’objectif  qui  concourent  à former  l'image,  à l'exclusion 
de  ceux  du  centre.  On  peut  très-bien  voir  dans  ce  cas  la  marche 
du  faisceau  éclairant  et  oblique,  en  examinant  avec  une  petite  loupe, 
de  quelques  centimètres  de  foyer,  l'image  formée  au  foyer  de  l’ocu- 
laire, au-dessus  du  verre  de  l’œil  {anneau  oculaire  ou  cercle  de 
Ramuden).  L’image  lumineuse  du  miroir,  se  verra  distinctement 
dans  cerlains  cas  ; vers  le  bord  du  champ  de  vision,  on  constatera 
que  ce  n'est  que  cette  très-petite  portion  de  la  surface  totale  de  la 
lentille  qui  fonctionne,  mais  cette  portion  est  marginale. 

Cette  méthode  d’observation  du  cercle  de  Ramsden  peut  être 
utile,  lorsqu'on  veut  ainsi  s'assurer  de  l'éclairage  des  objets  qu'on 
examine,  et  elle  fournit  un  moyen  assez  prompt  de  mesurer  l'angle 
d'ouverture  réel  d'un  objectif,  moyen  que  nous  allons  décrire  plus 
bas,  et  dont  l'idée  première  appartient  à Amici.  Nous  avons  vu  que 
l'angle  d'ouverture  est  formé  par  la  première  lentille,  et  plus  ou 
moins  utilisé  par  les  autres  lentilles  du  système  objectif.  Pour  me- 
surer ce  faisceau.  Lister  avait  proposé  le  moyen  suivant  : fixer  lé 
corps  du  microscope  sur  un  chevalet  de  bois  qu’on  place  sur 
une  feuille  de  papier  (fig.  79)  ; viser  par  l'oculaire  une  lumière 
placée  à quelques  mètres  de  distance  et  à une  hauteur  telle, 
qu’elle  coïncide  avec  Taxe  optique  du  corps  du  microscope; 
puis,  prenant  l’objectif  comme  centre  de  rotation,  faire  tourner  le 
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chevalet  jusqu’à  ce  que  la  lumière  disparaisse  presque  du  champ; 
Iracer  la  position  du  chevalet  sur  le  papier,  pivoter  de  nouveau 

pour  s'écarter  de 
la  lumière  de  l’au- 
tre côté,  jusqu’à 
disparition  de  cel- 
le-ci. Letracè  étant 
une  seconde  fois 
fait  sur  te  papier, 
l'angle  que  feront 
entre  elles  les 
deux  positions  du 
chevalet  seral’an- 
gle  d'ouverture. 
*’***•  LaCgureci-contre 

de  Carpenter  montre  sans  explication  lu  mise  à exécution  de  ce  prin- 
cipe. Celui  d’Amici 
est  plus  vrai , en  ce 
que  Lister  donnait 
la  valeur  de  l’angle 
pour  la  lumière  dif- 
fuse et  non  pour  une 
image  corrcctciueiit 
formée. 

Voici  ce  moyen  : 
placer  le  micros- 
cope verticalement 
sur  une  table  noire; 
supprimer  la  lu- 
mière du  miroir  en 
masquant  celui-ci, 
puis  placer  à droite 
et  à gauche  du  pied 
du  niicroscopedeux 
objets  brillants,  ou 
simplement  deux 
morceaux  do  car- 
ton blanc  ; puis  , 
regardant  l’image 
formée  au  foyer  de  l’oculaire  (fig.  80  en  a)  avec  une  loupe  faible, 


Fig.  80. 

Procédé  pour  mesurer  l'angle  d'ouverture  des  objectifs. 
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OU  m^mesans  oculairn  celle  qui  esl  formée  parl'objeclif,  faire  écar- 
ter successivement  les  cartons  blancs  jusqu’à  ce  qu’ils  atteignent 
l’exlréme  bord  du  champ  visible  par  la  loupe.  Dans  cette  situation, 
l’angle  d’ouverture  sera  donné  par  la  distance  de  l’objectif  à la 
table  comme  hauteur  ib)  d’un  triangle,  dont  les  deux  cûtés  sont  for- 
més par  les  lignes  qui  réunissent  les  carlons‘’à  l’objectif.  Ces  mesures 
sont  faciles  à prendre  et  à reporter,  si  ou  veut,  sur  une  feuille  de 
papier  sur  laquelle  on  placera  un  cercle  gradué  pour  déterminer  la 
valeur  de  l’angle  que  feront  ces  lignes,  ou  bien  elles  subiront  sim- 
plement avec  une  table  des  tangentes  pour  donner  l'angle. 

231.  Inconvénients  inhérents  à l'exagération  de  l'angle  d’ouver- 
ture.— Si  la  poursuite  de  l’agrandissement  de  l’angle  d’ouverture  a 
donné  de  bons  résultats,  il  ne  faut  pas  cependant  négliger  de  voir 
les  inconvénients  qui  en  résultent,  et  les  opticiens  doivent  toujours 
proportionner  cet  angle  au  grossissement.  On  a construit  en  Angle- 
terre et  en  Amérique  des  objectifs  possédant  un  angle  considérable 
et  manquant  complètement  do  distance  frontale.  Des  objectifs  cor- 
respondant, par  exemple,  aux  n"‘  2 ou  3 de  Nacbet,  avaient  une  dis- 
tance focale  inférieure  à celle  des  objectifs  les  plus  puissants,  et,  con- 
sé(|uemnient,  cessaient  d’élreutiles pour  des  recherebes  pratiques. Eu 
comparant  ces  objectifs  à d’autres  plus  puissants  et  de  mémo  distance 
frontale, on  s’aperçoit  bien  vite  que,  puisqu’on  veut  bien  s’astreindre 
à l’emploi  d’une  si  faible  longueur,  il  vaut  mieux  se  servir  d’un  bon 
objectif  fort,  ayant  le  même  inconvénient;  au  moins  on  tirci'a  avan- 
tage du  grossissement  qui  se  trouve  ajouté  au  pouvoir  séparateur. 

ARTICI.E  III.  DES  ODJECTIPS  A CORnEC.TIO.X  ET  A lUUEIISION. 

Des  objectifs  à correction. 

232.  Un  objectif  ne  peut  être  corrigé,  c'est-à-dire  ne  peut  donner 
une  image  nette  de  l’objet  que  sur  une  seule  incidence  des  rayons 
entrant  dans  sa  surface  frontale  ; si  l’angle  d’incidence  vient  à 
changer,  l’image  perd  sa  netteté  par  suite  d’une  série  d’aberra- 
tions qui  interviennent  immédiatement. 

La  lentille  frontale  d'un  objectif  LL'  (fig.  23,  p.  9A)  placé  au-des- 
sus delà  lamelle  mince  V V' recouvrant  un  objet  ABC,  que,  pour 
simplifier,  nous^supposerons  situé  lui-méme  dans  un  milieu  réfrin- 
gent de  même  indice  que  le  verre.  Nous  avons  déjà  vu  que  le  point  A se 
trouve  élevé  en  A',  c'est-à-dire  environ  d’un  tiers  de  la  distance  A H; 
il  on  est  de  même  des  points  BCde  la  surface  supposée  de  l’objet 
qui  se  trouverait  transportée  en  B' G'.  Ces  aberrations  si  étranges  sont 
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néanmoins  corrigées  par  l'objectif,  tous  ces  points,  quoique  déplacés  ‘ 
pour  chaque  zone  de  la  lentille  frontale,  concourent  à former  une 
image  correcte  et  nette  de  l'objet.  Les  lentilles  étant  disposées 
par  leurs  courbures  et  leurs  distances  pour  corriger  et  réunir  point 
par  point  les  rayons  brisés  et  intlédiis  à la  sortie  du  verre  mince, 
supposons  maintenant  que,  au  lieu  de  la  lamelle  mince  VV',  nous 
placions  une  lamelle  plus  épaisse  dont  la  surface  .supérieure  ,\X^ 
soit  plus  éloignée  de  l'objet  ABC,  le  point  A'  va  remonter  d'une 
quantité  proportionnelle  A l'épaisseur  surajoutée,  puisque  nous 
avons  vu  que  ce  point  est  toujours  fonction  de  l'épaisseur  du 
milieu  réfringent  dans  lequel  il  se  trouve;  par  suite,  les  angles  de 
sortie  des  rayons  brisés  concourant  à former  ce  point,  seront  chan- 
gés; la  direction  de  ces  rayons  sera  inodinée  et  les  corrections  que 
devaient  produire  les  lentilles  objectives  ne,s’effectueront  plus  com- 
plètement comme  elles  l'élaient  tout  A l'heure.  Tous  les  autres  points 
de  la  surface  ABC  sont  modifiés  de  la  même  façon,  et  il  sera  impos- 
sible d'en  obtenir  une  représentation  fidèle  et  nette,  le  manque  de 
réunion  des  imagos  de  ces  points  produisant  un  épanouissement  ou 
un  empâtement  des  détails  de  l'objet.  Amici  et  Jackson  Lister  ont 
proposé  plusieurs  moyens  pour  remédier  constamment  et  dans  la 
proportion  évaluée  A ce  défaut,  remarquant  que  la  déviation  la  plus 
importante  a lieu  sur  les  rayons  marginaux,  ce  qu’il  sera  facile  de 
constater  sur  les  figures  23  et  26. 

Amici  avait  appliqué  derrière  ces  objectifs  une  quatrième  lentille 
ménisque  (lentille  concavo-convexe)  dont  la  courbure  était  tantôt 
dominante  ou  concave  et  tantôt  convexe  ; en  appliquant  A volonté 
derrière  l'objectif  une  de  ces  lentilles,  on  ramenait  d’une  certaine 
quantité  les  rayons  aberrants  A leur  point  de  concours  au  reste  de 
l'image.  Jackson  Lister,  en  montrant  la  vraie  nature  des  aberrations 
d'un  système  de  lentille,  avait  naturellement  fait  pressentir  que  la 
correction  pourrait  s'effectuer  par  une  modification  apportée  A l’é- 
cartement des  lentilles  entre  elles.  Ce  fut  Andrew  Ross  qui,en  .l857, 
exécuta  pratiquement  le  premier  appareil  destiné  A écarter  d'une 
faible  quantité  les  lentilles  entre  elles.  Voyons  maintenant  comment 
fonctionne  cette  correction.  Les  rayons  trop  déviés  par  suite  d’une 
trop  grande  épaisseur  de  la  lamelle  mince  sont  fortement  divergents 
A leur  entrée  vers  les  bords  de  l’objectif  et  produisent  une  certaine 
aberration  qu’on  appelle  négative,  l’objectif  étant  réglé  pour  un 
verre  plus  mince  est  doué  lui-méme  d’un  ordre  d’aberration  appelée 
positive;  c’est-è-dire  que  sa  construction  doit  être  telle  quelcs  rayons 
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formant  l’image  doivent  sembler  venir  des  points  A B C et  non  pas 
des  points  A'B'C'.  11  est  clair  que  les  points  fictifs  A' B' C' s'étant 
élevés,  c’est-à-dire  la  longueur  de  l’aberration  négative  ayant  aug- 
menté, il  faudra  nécessairement  augmenter  dans  une  même  propor- 
tion l’aberration  positive  de  l’objectif.  Or,  c’est  justement  ce  ’qui 
ai'rive  lorsqu’on  rapproche  les  unes  des  autres  les  lentilles  d’un  ob- 
jectif, de  sorte  que,  pour  compenser  ce  défaut  négatif,  il  n’y  aura 
qu’à  rapprocher  un  peu  les  lentilles;  ce  qui  produira  un  défaut  d’a- 
berration positive,  qui  corrigera  la  marche  imprimée  à tort  aux 
rayons  par  suite  de  l’augmentation  de  l’épaisseur  de  la  lamelle  dç 
verre.  Ilcmarquons  ici  que  c’est  une  des  belles  applications  du  grand 
*principe  des  compensations  tant  employé  en  physique,  autremcnl 
dit  la  correction  d’un  défaut  par  un  défaut  de  sens  contraire. 

Il  faut  observer  aussi  que  ce  rapprochement  des  lentilles  chan- 
gera peu  de  choses  aux- conditions  de  l’achromatisme,  car  s’il  devait 
survenir  un  défaut  important  de  cette  nature,  par  suite  de  ce  rap- 
prochement des  lentilles,  il  serait  détruit  par  le  léger  chromatisme 
déjà  produit  en  sens  contraire  par  l’augmentation  d’épaisseur  du 
verre  mince.  Enfin,  remarquons  que  le  rapprochement  des  lentilles 
augmentera  d’une  notable  quantité  le  grossissement,  mais  que  ce- 
pendant cette  augmentation  sera  un  peu  compensée,  parce  qu’un 
des  effets  de  l’aberration  négative  produite  par  une  plus  grande 
épaisseur  du  verre  sera  une  diminution  apparente  du  diamètre  de 
l’objet. 

233.  Examinons  maintenant  comment  on  est  parvenu  à mobiliser 
les  distances  des  lentilles  et  à mettre  sous  la  main  de  l’observateur 
un  moyen  mécanique  de  corriger  ou  de  compenser  les  aberrations. 

Ce  n’est  qu’à  partir  de  l’objectif  3 qu’il  est  utile 
d’appliquer  la  correction  facultative  des  images  à 
l’aide  du  mécanisme  représenté  figure  8 1 , lequel  con- 
siste en  un  collier  faisant  rapprocher  ou  éloigner  la 
première  lentille  des  deux  autres.  C'est  le  défaut 
produit  par  les  différentes  épaisseurs  de  verre  mince 
recouvrant  lUbjet  qu’on  corrige  en  écartant  ou  raj>- 
prochant  les  lentilles. 

Un  petit  index  correspondant  aux  lignes  Det  C,  découvert  et  coh- 
vert,  indique  la  direction  à donner  au  mouvement  pour  corriger. 

Nous  avons  dit  qu’Amici  corrigeait  les  différents  défauts  de  l’ob- 
jectif à l’aide  d'une  quatrième  lentille  ajoutée  derrière  les  lentilles 
ordinaires  de  l’objectif.  Si  le  verre  mince  était  un  peu  trop  épais,  il 
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ajuiilait  un  tiiùnisque  divergent,  s'il  était  trop  mince,  il  changeait 
ce  ménisque  divergent  contre  un  autre  légèrement  convergent. 
(Voy.  Amici,  Comjites  reiulus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences, 
Paris,  I8it,  1. 1.\,  p.  44.)  Le  procédé  indiqué  par  Andrew  Ross  con- 
sistait à ajuster  les  deux  dernières  lentilles  d’une  foçon  immuable 
dans  la  monture  cylindrique  de  l’objectif  et  à fixer  la  première,  la 
frontale,  à un  tube  glissant  sur  la  partie  fixe  de  lUibjcctif;  de  cette 
façon,  la  première  exécutait  seule  un  mouvement  de  rapprochement 
ou  de  séparation.  On  peut  aussi  faire  marcher  la  dernière  et  l’i- 
soler des  deux  premières;  dans  ce  cas  la  correction  est  moins  rapide 
et  il  faut  de  plus  grands  mouvements  de  séparation  que  lorsqu’on 
Se.  sert  de  la  première.  On  peut  aussi  doubler  celte  fonction  cl  faire’ 
marcher  la  lentille  frontale  en  même  temps  que  la  dernière,  celle 
du  milieu  restant  fixe  (correction  double  de  llartnack).  Le  seul  avan- 
tage qui  eu  résulte  est  qu’elles  ont  chacune  moins  de  chemin  à 
parcourir  que  quand  la  correction  s’opère  par  le  déplacement  d’une 
seule  cl  il  y a danger  que  le  mouvement  s’altère  cl  surtout  se  dur- 
cisse par  le  frottement  considérable  des  deux  tubes. 

Dans  tous  ces  systèmes,  il  y a un  petit  inconvénient  qui  se  mani- 
feste assez  vivement  lorsqu’on  a besoin  de  corriger  rapidement  une 
image;  c’est  la  perle  de  la  visibilité  de  l'objet.  En  effet,  en  tournant 
le  collier  (fig.  81),  on  éloigne  ou  on  rapproche  la  lentille  dcl’objel,  il 
faut  donc  avoir  constamment  sous  la  main  le  mouvement  lent  pour 
redescendre  ou  remonter  tout  le  .système  optique  vers  l’objet.  Il  y 
a là  une  série  de  disparitions  et  de  réapparitions  de  l'objet  assez  dé- 
sagréables pour  qui  n’a  pas  une  certaine  habileté  dans  l’emploi  du 
mouvement  de  correction  et  de  celui  de  la  mise  au  point  par  la  vis  de 
rappel. 

4Yenbam,  de  Londres,  a proposé,  il  y a déjà  longtemps,  une 
modification  au  système  adopté  qui  est  assez  importante  dans  la 
pratique.  Au  lieu  de  faire  mouvoir  la  lentille  frontale  sur  les  der- 
nières, il  rendait  fixe  la  frontale  et  faisait  mouvoir  les  deux  dernières 
par  un  mécanisme  agissant  sur  l’intérieur,  de  sorte  que  la  petite 
lentille  frontale  resta  à la  même  distance  de  l’objet  pendant  le  dé- 
placement des  dciix  dernières;  il  faut  nécessairement  changer  néan- 
moins la  mise  au  point,  mais  d’une  quantité  infinitésimale,  et  pen- 
dant ces  monvciiieiits,  l’objet,  quoique  moins  net,  reste  toujours 
en  vue.  Cela  est  d'un  très-grand  avantage  comme  temps  employé 
dans  les  recherches  scientifiques  sérieuses.  M.  iN'acliel  et  les  coii- 
slrucleurs  américains  Tooles  et  Wales  l’ont  déjà  adoptée. 
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234.  Lorsqu’on  veut  régler  la  correction  d’un  objectif,  afin  d’ob- 
tenir le  maximum  de  netteté  des  contours  en  étudiant  une  prépara- 
tion couverte  d’une  lamelle  dont  on  ignore  l'épaisseur,  on  plaœ  la 
languette  au  milieu  de  la  fente  et  on  cherche,  dans  la  préparation 
soumise  à l’examen,  une  partie  qui  offre  des  détails  d’une  grande 
finesse.  On  met  au  point  ; puis  on  tourne  le  collier,  soit  à 
droite,  soit  à gauche,  suivant  que  l’on  suppose  que  le  couvrc-objet 
a plus  ou  moins  d’un  dixiéme  de  millimètre  d'épaisseur.  Mais  comme 
le  mouvement  de  rotation  a dérangé  l’exactitude  de  la  mise  au 
point,  on  la  rétablit  en  faisant  agir  la  vis  microinétriqne  ou  à mou- 
vement lent  du  microscope.  Si  l'on  voit  moins  bien  les  détails  de  la 
partie  observée,  si,  au  lieu  de  gagner  en  finesse,  ils  prennent  de 
l'épaisseur,  cela  indique  qu'on  n’a  pas  tourné  le  collier  dans  le  sens 
convenable.  Alors  on  tourne  le  collier  en  sens  contraire  ce  qui 
ramène  la  languette  à sa  position  moyenne  ; on  met  l’objet  au  foyer, 
comme  on  l’avait  fait  en  débutant,  et  l'on  rcconmience  la  série  des 
operations  ci-dessus  indiquées  en  faisant  mouvoir  le  collier  en 
sens  inverse.  Si  l’image  parait  sensiblement  plus  parfaite,  on  con- 
tinue à tourner  le  collier  de  la  même  façon  et  à remettre  chaque 
fois  au  point  jusqu'au  moment  où  l'image  rommence  à perdre  de 
sa  netteté.  C'est  le  signe  que  l’on  a dépassé  les  limites  de  la  cori’ec- 
tion  exigée  par  l'épaisseur  du  couvre-objet.  On  revient  facilement  à 
la  position  favorable  dont  on  s’élait  un  peu  écarté. 

Ces  tâtonnements  s’exécutent  promptement  en  ne  qu  ttant  pas,  ■ 
d'une  main,  la  vis  microniélrique  du  microscope,  et  de  l’autre,  le 
collier  de  l'objectif. 

Des  objectifs  à immersion. 

233.  Nous  avons  vu  que  le  principal  obstacle  à la  bonne  résolu- 
tion (voy.  pages  401  et  402)  des  objets  vient  de  la  réfraction  vio- 
lente que  subissent  les  rayons  en  quittant  la  lamelle  mince  pour 
entrer  dans  l’air  et  en  second  lieu  à leur  nouvelle  réfraction  pour 
entrer  dans  la  lentille. 

Araici  avait  pensé  que  pour  corriger  ce  défaut  (la  réfraction,  le 
brisement  des  rayons  â leur  entrée  dans  l’air  au  sortir  du  verre 
mince)  il  faudrait  que  la  lentille  frontale  fit  partie  du  verre  mince; 
mais  comment  dans.ee  cas  rendre  variable  la  distance  de  l’objel 
à la  lentille?  Simplement  en  leur  interposant  un  milieu  élastique 
ayant  à peu  près  le  même  indice  de  réfraction  que  le  verre.  Il  ima- 
gina de  faire  plonger  la  lentille  dans  un  liquide  de  même  indice 
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que  le  verre  mince,  la  glycérine  mêlée  à l'essence  d'anis,  par 
exemple,  ou  même  cette  .dernière  seule;  plus  tard  il  reconnut 
que  l'eau  distillée  suffisait  très-bien  à la  condition  de  corriger 
les  faibles  aberrations  produites  par  les  différences  d’épaisseur 
relatives  des  milieux  superposés,  verre  et  eau.  Ces  aberrations 
augmentent  assez  du  reste  pour  exiger  que  l’objectif  soit  muni  d’un 
appareil  à correction,  si  l’on  passe  d’un  objet  monté  à sec  à un  objet 
monté  dans  la  térébenthine  dite  baume  du  Canada. 

2â(i.  Les  avantages  de  l’application  du  principe  de  l’immersion 
sont  considérables.  Premièrement,  par  suite  de  la  suppression  de 
la  brusque  réfraction  des  rayons  marginaux  entrant  dans  l’air  au 
sortir  du  verre  mince,  une  notable  partie  de  ces  rayons  est  admise 
par  la  lentille  alors  qu'elle  aurait  été  perdue;  de  plus  les  rayons 
centraux  eux-mêmes  étaient  auparavant  affaiblis  par  cette  réfrac- 
tion et  par  la  rentrée  dans  la  lentille  au  sortir  de  la  laine  d’air,  üe 
la  une  augmentation  de  lumière  considérable  dans  le  champ. 

En  second  lieu  les  aliorrations  étant  mieux  corrigées  les  con- 
tours et  les  détails  de  l'objet  sont  infiniment  plus  nets. 

Enfin,  par  suite  de  1a  plus  grande  épaisseur  d’un  milieu  plus 
réfringent  que  l’air,  composé  du  milieu  dans  lequel  est  plongé 
l’objet,  du  verre  mince  et  la  lame  d’eau,  le  transport  de  l’image 
à l’objet  est  par  conséquent  augmenté;  la  distance  seule  entre  la 
lentille  frontale  et  l’objet  est  plus  considérable  que  dans  un  objectif 
ordinaire  du  même  grossissement. 

On  voit  que  la  méthode  imaginée  par  le  grand  physicien  italien 
peut  être  considérée  par  les  micrographes  comme  un  bienfait.  Les 
essais  d’Aniici  concernant  les  systèmes  d’objectifs  à immersion 
datent  de  184i.  Je  l’ai  vu,  cette  année-là  ou  la  suivante,  montrer 
chez  Oberhseuser  un  objectif  dont  il  faisait  reconnaitre  les  avantages 
qui  viennent  d’être  indiqués  en  interposant  entre  lui  et  une  prépa- 
ration d'écailles  de  Leiiisma,  soit  une  goutte  d’huile  de  pied  de 
bœuf,  soit  une  goutte  d’essence;  il  les  croyait  préférables  à l’eau 
dont  il  recommandait  déjà  l’emploi  comme  donnant  de  bons  résul- 
tats avec  toutes  les  espèces  d’objectifs  à distance  focale  courte.  Mais 
ce  n’est  qu’à  partir  de  1855  que  M.  Nachet  et  M.  Ilartnack,  succes- 
seur d’überhæuser  ont  fabriqué  et  livré  couramment  ces  objectifs. 

237.  Ainsi  qu’on  vient  de  le  voir  pour  bien  comprendre  les  avan- 
tages des  objectifs  à immersion,  il  faut  se  rappeler  que  la  distance 
focale  d’une  lentille  est  due  : 1“  à la  courbure  de  ses  faces  ; 2°  à la 
valeur  de  l’indice  de  réfraction  de  la  substance  par  rapport  à l'air. 
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en  sorte  que,  si  cet  indice  venait  à diminuer,  le  foyer  de  la  len- 
tille s’éloignerait  d’elle,  et  que  si,  au  contraire,  il  venait  à augmen- 
ter, son  foyer  se  rapprocherait.  Or,  supposons  maintenant  qu'une 
lentille  biconvexe  soit  appliquée  par  une  de  ses  faces  sur  une  lame 
de  verre  plane,  telle  que  celle  qui  recouvre  une  préparation,  et 
qu’entre  les  deux,  pour  remplir  le  vide  qui  existera  nécessairement, 
oilSntroduise  un  peu  d'eau  : il  est  clair  que  les  rayons  qui  péné- 
treront à travers  la  lame  de  verre  la  traverseront,  ainsi  que  l’eau, 
sans  déviation  ; ensuite  en  passant  de  l'eau  dans  l'objectif  ou  la  len- 
tille, ils  seront  réfractés  non  plus  en  raison  de  l’indice  de  réfrac- 
tion de  la  lentille  par  rapport  à l'air,  mais  en  raison  de  l’indice 
de  réfraction  dé  la  lentille  par  rapport  à l’eau.  Dans  ce  cas,  par 
exemple,  l’indice  de  réfraction  sera  moindre  et  le  foyer  de  la 
lentille  sera  porté  plus  loin  ; sa  distance  focale  sera  allongée. 

Il  est  facile  de  comprendre,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  plus 
haut  que  cet  effet  ne  sera  pas  changé  si,  comme  dans  le  cas  des 
objectifs  des  microscopes,  la  couche  de  liquide  au  lieu  de  former  un 
simple  ménisque,  représente  une  couche  complète  interposée  à la 
lamelle  plane  de  la  préparation  que  ne  touche  pas  l’objectif  et  à 
celui-ci  ; car  le  liquide  ne  fait  ici  que  rendre  plus  épaisse  la 
couche  plan-concave  de  llint  dans  laquelle  est  enchâssée  la  vraie 
lentille  biconvexe  de  crown  de  la  pièce  inférieure  de  l’objectif. 

Ainsi  on  augmente  la  distance  pouvant  exister  entre  la  lentille 
inférieure  et  l’objet  vu  sous  un  fort  objectif,  quand  on  remplace 
la  couche  d’air  qui  sépare  habiluellcment  l’objet  de  la  face  exté- 
rieure de  celte  dernière  lentille,  par  une  couche  d’eau  dont  l'indice 
de  réfraction  diffère  peu  de  celui  du  verre.  ' 

238.  Les  réflexions  par  la  leptille,  môme  sous  les  très-grandes  inci. 
dences  données  par  les  objectifs  à grand  angle  d'ouverture  sont 
rendues  moins  sensibles,  si  on  les  compare  à celles  qui  se  mani- 
festent à l’entrée  des  rayons  de  l’air  dans  le  verre;  alors  la  quantité 
de  lumière  efficace  et  concourant  à la  formation  de  l’imuge  se 
trouve  considérablement  augmentée.  Ceci  est  un  avantage  réel, 
équivalant  à nne  amplification  de  l’angle  d'ouverture  qui,  comme 
nous  l'avons  vu  (page  185),  améliore  d’une  façon  très-notable  la 
netteté  de  la  vision  dans  le  microscope.  En  outre,  ces  mômes  rayons, 
à incidence  oblique,  ne  subissant  plus,  par  la  réfraction,  qu’une 
déviation  trçs-faiblc  et,  par  conséquent,  bien  plus  régulière,  ils 
contribuent  mieux  à la  formation  de  l'image.  En  un  mot,  la  lumière 
abondante  (|ui  pénétre  dans  l'objectif  à immersion,  sous  des  cou- 
Romv. — Micro«co|ve.  13 
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dilions  de  réfraclion  les  plus  favorables  fait  ressortir,  avec  une 
extrême  précision,  des  détails  que  l’on  distinguait  avec  peine  en  se 
servant  d!objectifs  ordinaires. 

La  clai  lé  de  l'image,  la  pénétration  sont  les  avantages  que  possè- 
dent les  objectifs  à immer.sion  el,  à ces  qualités,  il  faut  ajouter  en- 
core, surtout  dans  l’emploi  des  plus  forts  grossisscmeuLs,  la  plus 
grande  longueur  de  la  distance  existant  entre  l’objet  et  la  lentille 
inférieure,  ce  qui  permet  d’uliliser  des  couvre-objets  pins  épais. 

239.  Pour  se  sei  vir  des  objets  à immersion,  l’eau  doit  être  lim- 
pide. L’eau  distillée  ne  l’emporte  sur  les  autres  que  parce  qu’elle 
ne  contient  aucun  sel  qui  puisse,  après  dessiccation,  former  un 
dépôt  sur  la  surface  externe  de  la  lentille  inférieure,  dans  le  cas  on 
l'on  négligerait  de  l’essuyer  pendant  qu’elle  est  encore  humide.  II 
importe  d’éviter  la  formation  de  celte  croûte  saline,  car  elle  est 
quelquefois  difficile  /i  cidever  cl  le  frollcmenl  peut  détériorer  la 
surface  du  verre. 

C’est  à l’aide  d’une  petite  bagnctle  de  verre  que  l'on  dépose  une 
goutte  d’eau  sur  la  lentille  inférieure  de  l’objectif,  préalablement 
essuyée  avec  un  linge  fin  el  doux,  humecté  au  besoin  avec  de  l’al- 
cool ou  de  l’amnkoniaque.  Cette  goutte  s’attache  facilement  au 
verre  el  doit  le  couvrir  entièrement,  sinon  ce  serait  une  preuve 
qu’il  n'est  pas  suffisammcnl  nettoyé.  On  fait  également  tomber 
une  autre  goutte  sur  le  couvre-objet  bien  essuyé  ; on  abaisse 
lentement  le  tube  du  microscope  jusqu’à  ce  que  les  deux  gouttes 
d’eau  se  confondent' et  constituent  une  couche  unique.  L’opération 
est  alors  terminée  et  il  ne  reste  |»lus  qu’j  mettre  au  point  suivant’ 
les  j)rocédés  ordinaires.  On  peut,  dn  reste,  aussi  coiinnencer  par 
mettre  l’objectif  à peu  prés  au  point, ^ puis  faire  glisser  une  goutte 
d’eau  entre  le  couvre-objet  el  l’objectif  pour  achever  ensuite  la 
mise  au  point  avec  la  vis  micromélrique. 

AIlTICI.R  IV.  DE.  l’association  DES  OBJECTIFS  ET  DES  OCULAIRES 

DANS  LE  RUT  d’oBTEMH  TEL  00  TEL  GROSSISSEMENT  VOI'LO; 

240.  Nous  avons  déjà  VU  que,  dans  les  microscopes  composés,  tout 
grossissement  s’abtient  par  l’association  d’un  oculaire  à un  objectif. 
Comme  les  oculaires  ont  un  pouvoir  nmplitiant  variable  el  peuvent 
être  facilement  remplacés  rnn  par  l’antre,  on  peut,  avec  un  même 
objectif,  obtenir  successivement  autant  de  grossissements  qn’on  a 
d’oculaires,  sans  qu’on  ait  besoin  du  déranger  la  préparation.  Il  est 
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uUlc  pour  les  commençants  d’examiner  ainsi  avec  tous  les  oculaires 
comparativement  un  même  objet  sans  changer  l'objeclif. 

241.  l’Ius  les  objectifs  ont  un  pouvoir  amplifiant  considérable, 
plus  leur  longueur  focale  est  courte;  plus  les  lentilles  qui  les  com- 
posent sont  rapprochées  les  unes  des  autres,  el  moins  est  considé- 
rable par  conséquent  la  distance  du  foyer  .A  l'objeclif,  à l’exception 
toutefois  de  certaines  combinaisons  pour  les  faibles  grossissements. 

Les  objectifs  sont  désignés,  d’après  leur  grossissement,  par  des 
chiffres,  0, 1,  2, 3,  etc.,  ou  I,  2,  3,  etc.  ; mais  ces  nombres  n’indi- 
quent pas  la  valeur  de  leur  grossissement,  qui  devra  être  recherché 
d'après  la  méthode  indiquée  plus  loin.  Ces  chiffres  sont,  du  reste, 
employés  arbitrairement  par  chaqueopticien  (voy . le  tableau,  p.  1 84) . 
Comme  aussi,  plus  le  grossissement  est  considérable,  plus  le  dia- 
mètre de  la  lentille  inférieure  de  l’objectif  est  petit,  on  s’habitue 
bientôt  dans  la  pratique  à juger  par  là  de  leur  pouvoir  grossissant 
relatif,  sans  recourir  à la  vue  des  chiffres  qu'ils  portent. 

242.  Ainsi,  un  premier  moyen  de  grossir  les  objets  consiste  à 
employer  successivement  des  objectifs  de  plus  en  plus  forts  ; avec 
la  précaution  d'user  en  même  temps  de  couvre-objets  de  plus  en 
plus  minces.  Il  faut  même,  lorsqu’on  pense  devoir  être  obligé  de 
changer  de  grossissement,  se  servir  de  suite  des  lamelles  les  plus 
minces,  parce  qu’en  voulant  changer  celles  qui  recouvrent  la  pré- 
paration, cette  dernière  est  souvent  détruite  on  dérangée.  Enfin, 
lorsqu’on  achète  de  ces  lames  minces,  il  faut  indiquer  aux  opticiens 
le  numéro  de  l’objectif  à l'emploi  duquel  on  les  destine  ou  mon- 
trer un  fragment  de  ces  lamelles  comme  spécimen  de  l'épaisseur 
voulue. 

En  même  temps  que  diminue  la  longueur  focale  et  qu’augmente 
le  pouvoir  amplifiant  de  l’objectif,  la  lumière  diminue  et  la  disper- 
sion de  la  lumière  sur  les  bords  de  l’objet  augmente.  C’est,  avec  l’o- 
bligation d’employer  les  lames  de  verre  trop  minces,  l’une  des  rai- 
sons qui  empêchent  de  porter  le  grossissement  au  delà  de  certaines 
limites. 

243.  Avec  chaque  objectif  on  peut  obtenir  plusieurs  grossisse- 
ments divers,  suivant  l’oculaire  qu'on  emploie  ainsi  que  nous  l’a- 
vons dit.  Plus  un  oculaire  est  court,  plus  il  grossit,  et  plus  il  gros- 
sit, plus  il  fait  perdre  de  la  lumière.  Les  pertes  de  lumière  et  de 
netteté  des  bords  de  l’objet,  pour  un  agrandissement  donné  pat 
les  oculaires,  sont  plus  considér.ables  que  pour  le  même  grossisse- 
ment obtenu  à l’aide  des  objectifs.  Aussi,  quand  la  nature  des  re- 
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clierclics  le  permet,  il  vaut  mieux  obtenir  l’agrandissement  suc- 
cessif d’un  objet  à l'aide  des  objectifs  qu’avec  les  oculaires,  malgré 
l'inconvénienl,  assez  faible  du  reste,  d’employer  des  verres  minces 
pour  le  recouvrir. 

244.  Chaque  microscope  est  accompagné,  en  général,  de  trois  à 
six  oculaires  différents.  Leur  longueur  varie  ordinairement  entre2 
et  b cenlimètres.  La  perle  de  lumière  et  de  netteté  avec  les  oculaires 
de  [moins  de  ô centimètres  de  long  est  telle,  qu'il  ne  faut  pas  s’en 
servir.  On  ne  peut  en  user  qu’avec  les  plus  faibles  jeux  de  lentilles, 
et  un  grossissement  égal  obtenu  en  prenant  un  objectif  d’un  nu- 
méro plus  élevé,  donne  une  perte  de  lumière  beaucoup  moindre  avec 
des  images  bien  plus  nettes-.  Les  oculaires  de  5 centimètres  de  lon- 
gueur, c’est-à-dire  dont  le  verre  supérieur  grossit  de  dix  fois  envi- 
ron, ne  pi  uvent  déjà  plus  être  employés  avec  les  deux  ou  trois 
objectifs  les  plus  forts  de  la  série  complète  des  jeux  de  lentille  que 
fournissent  les  opticiens. 

En  résumé,  la  |>ralique  démontre  qu’il  suffit  d’avoir  trois  ocu- 
laires dont  le  plus  fort  a un  grossissement  double  de  celui  du  plus 
faible  et  l'autre  est  intermédiaire.  Un  se  sert  en  général  de  celui-ci 
pour  le  remplacer  par  l’un  des  deux  autres,  selon  qu’on  veut,  sans 
déranger  un  objet,  le  voir  grossi  davantage  ou  moins.  Souveid, 
quand  on  observe  avec  dos  objectifs  d’un  faible  grossissement  des 
animaux  ou  des  organes  de  petit  volume,  on  les  associe  à l’oculaire 
le  plus  long  pour  obtenir  un  grossissement  de  plus  en  plus  fort,  en 
lui  substituant  les  deux  autres.  En  dehors  de  ccscirconstances  qui  se 
rencontrent  du  reste  fréquemment,  l’oculaire  le  plus  court  ne  sert 
qu’cxceptionnellcment,  surtout  avec  les  objectifs  les  plus  puissants. 

245.  Il  y a un  troisième  moyen  de  grossir  les  objets  étudiés  au 
microscope,  qui  consiste  dans  l’allongement  du  corpf.  On  peut  con- 
stater le  fait  en  soulevant  peu  à peu  l’oculaire,  sans  le  sortir  entiè- 
rement du  tube;  on  voit  alors  l’objet  d'autant  plus  gt'andque  l’ocu- 
laire est  plus  élevé. 

Flusieurs  des  microscopes  anciens  n’avaient  pas  d'autres  moyens 
de  varier  les  grossissements.  Actuellement  encore,  des  fabricants, 
en  Angleterre  surtout,  font  des  microscopes  dont  le  tube  a plus  de 
20  à 22  centimètres,  et  obtiennent  ainsi  des  grossissements  plus 
considérables  que  les  autres  avec  les  mêmes  objectifs.  Mais,  outre 
l’inconvénient  d’ètre  d’un  emploi  mal  commode,  à cause  de  leur 
élévation,  ces  instruments  ont  encore  celui  d’avoir  beaucoup  moins 
de  lumière  que  les  autres. 
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Nous  avons  déjà  parlé  plus  haut  des  modèles  de  microscope  à 
tube  rentrant,  permettant  d’augmenter  et  de  diminuer  les  grossisse- 
ments suivant  les  besoins  à l'aide  de  ce  moyen  (page  153). 

Ainsi,  lorsque  le  corj)s  ou  tube  du  microscope  dépasse  2Ü  à 
25  centimètres,  et  que  les  oculaires  ont  moins  de  3 centimètres  de 
longueur  (qui  est  celle  du  micromètre  oculaire  employé,  dont  le 
verre  supérieur  grossit  dix  fois),  la  perte  de  lumière  est  telle,  les 
images  deviennent  si  peu  nettes,  qu’il  vaut  mieux  étudier  avec  des 
grossissements  moindres.  Toutefois  il  faut  dire  qu’avec  des  objec- 
tifs à immersion  parfaits  on  peut  pousser  le  grossissement  par 
l’éloignement  de  l’oculaire  jusqu'à  des  limites  considérables.  Nous 
avons  vu  (page  150)  que  M.  Nachet  a tiré  parli  de  cette  faculté 
dans  son  microscope  à miroir  argenté  et  à oculaire  de  grand  dia- 
mètre. 

On  se  rend  facilement  compte  des  causes  de  l’augmentation  du 
grossissement  produite  par  l’allongement  du  tube  ou  corps  du  mi- 
croscope, en  considérant  que  plus  on  éloigne  l’oculaire  de  l’objectif, 
plus  les  rayons  lumineux  que  reçoit  le  verre  de  champ  sont  diver- 
gents (lig.  47,  page  125);  par  conséquent,  plus  ils  donnent  une 
image  étendue.  Mais,  en  même  temps,  comme  l’oculaire  ne  reçoit  ■ 
que  la  partie  centrale  du  faisceau  lumineux  divergent  et  sur  une 
lentille  dont  l'étendue  ne  varie  pas,  plus  celle-ci  est  éloignée  du 
point  d’entrc-croisement  des  rayons  lumineux,  moins  elle  reçoit  de 
lumière  et  plus  les  bords  de  l’image  obtenue  deviennent  diffus. 

ARTICLE  V.  DB  POUVOIR  AHPLIFIAM  DES  MICROSCOPES  ET  DBS 

'>  DIFFÉREISTES  UAMÈRES  DR  LE  MESURER. 

246.  Il  est  très-important  de  connaître  exactement  le  pouvoir 
amplifiant  djes  microscopes  avec  chaque  objectif.  En  premier  lieu, 
c’est  afin  de  pouvoir  indiquer  avec  quel  grossissement  on  a étudié 
et  figuré  tel  ou  tel  détail,  et  de  mettre  d’autres  observateurs  en 
état  de  les  vérifier.  En  second  lieu,  c’est  afin  de  pouvoir  répondre 
exactement  à la  première  question  qui  est  faite  quand  on  montre 
un  objet  sous  le  microscope,  celle  de  savoir  quel  est  le  grossis- 
sement du  système  optique  employé. 

Mais,  pour  résoudre  les  problèmes  relatifs  à cet  impoitant  sujet, 
il  faut  traiter,  dès  à présent,  une  question  qui  touche  directement 
à la  manière  dont  nous  voyons  les  objets  sous  le  microscope. 

2-47.  Dans  les  examens  microscopiques,  la  vision  est  généralement 
monoculaire.  Elle  nous  fait  percevoirla  direction  suivant  laquelle  se 
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trouve  l’image  de.s  objets  que  nous  voyons,  sur  une, étendue  à deux 
dimensions  seulement  ou  superficielle,  dans  un  champ  de  vision  ou 
plan  circulaire  limité  par  le  diaphragme  de  l’oculaire;  mais,  dans  la 
vision  à l’aide  d’un  seul  oeil,  l'accommodation  ne  donne  qu’un  se- 
cours presque  nul  pour  déterminer  la  distance  à laquelle  se  trouve 
cette  image  sur  la  ligne  de  vi'ce.  L’image  peut  être  déplacée  sur 
cette  ligne  sans  qu’il  se  produise  dans  l’impression  reçue  par  l’œil 
des  modifications  autres  que  celle  qui  se  rapporte  à la  grandeur 
du  cercle  de  diffusion  formé  sur  la  rétine.  Dans  le  microscope, 
toutefois , le  déplacement  déjiassc  rapidement  la  longueur  de  la 
Uyne  d'accommodalioa  de  Czermak,  et  le  cercle  de  diffusion  devient 
rapidement  considérable,  mais  il  «st  rapidement  aussi  annulé  par  la 
mise  au  point,  qui  se  fait  à volonté.  Comme  dans  toute  vision  mo- 
noculaire, nous  ne  saisissons  donc  immédiatement  dans  le  mi- 
croscope que  la  ligne  de  visée  sur  laquelle  il  faut  chercher  à 
quelle  distance  est  le  point  occupé  par  l'image  que  nous  voyons. 

La  distance  effective  entre  notre  œil  et  l'image'  est  mesurée  par 
la  longueur  focale  du  verre  supérieur  de  l'oculaire.  La  distance 
effective  entre  l'œil  et  l’objet,  dont  ce  verre  grossit  l’i'mflÿe  réelle,  se 
mesure  facilement,  en  prenant  l’espace  qui  de  la  platine  s’étend  jus- 
qu’à l'œil  de  l’observateur;  elle  est  de  22  à 25  centimètres  environ, 
en  plus  ou  en  moins,  selon  la  nature  des  objectifs  forts  ou  faibles 
ajoutés  au  bas  du  tube,  selon  la  longueur  de  celui-ci,  etc.  Or  le  fait  est 
que  celte  image  est  reportée  (suivant  une  expression  reçue^,  comme 
cela  a lieu  pour  tout  objet  vu  à l’œil  nu,  à une  certaine  distance 
extérieure  à l’œil,  sur  la  ligne  de  visée  ; et  cette  distance  n’est  ni  la 
longueur  focale  de  la  loupe  oculaire,  ni  22  ou  25  centimètres'. 

Ilappelons  que  ce  report  de  l’image  est  ici  la  conséquence  de  ce 
que  dans  l'examen  des  objets  vus  à l’œil  nu  nous  avons  appris,  par 
une  expérience  répétée,  datant  des  premières  semaines  de  noire 
vie  extra-utérine,  qu’entre  l’œil  et  un  corps  lumineux  placé  en  face,  à 
droite  ou  à gauche,  nous  devions  étendre  le  bras  ou  marcher  pour 
juger  la  distance  et  la  troisième  dimension  de  ce  corps,  c’est-à-dire 
son  épaisseur,  et  par  suite  sa  consistance,  sa  température,  etc. 

Kn  d’autres  termes,  la  notion  d’espace,  de  distance,  nous  est  four- 
nie par  l’expérience,  et  non  par  une  tendance  organiquement  in- 
née à reporter  l’impression  au  delà  du  nerf  impressionné.  Par  une 
induction  rapide  et  involontaire,  par  suite  de  rancienneté  et  de 
riiabitiielle  répétition  des  expériences  sur  lesquelles  elle  repose, 
nous  concluons  à l’existence  du  corps  ou  de  l’iiuage  loin  de  la  ré- 
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line,  mais  sans  qaejainaisilssoicntrignurciiseincnt  à la  distance  dite, 
si  un  nous  force  à la  formuler  en  nombres  précis.  Bien  (|ue  dans  ce 
fait,  dit  de  report  on  erlérioraimn  de  l'image,  nous  ne  fassions  pas 
de  raisonnement  acinellement  conscient,  nous  n’en  avons  pas  moins 
exécuté  (comme  dans  les  cas  d'action  réllexe  en  (luelque  sorte)  la 
série  des  actes  élémentaires  du  raisonnement,  et  nous  en  avons  ob- 
tenu la  conclusion,  aussi  bien,  mais  plus  rapidement  que  dans  les 
premiers  temps  de  notre  vie;  et  cette  conclusion  s'impose  à notre  es- 
prit A la  manière  des  actes  sur  lesquels  notre  vtdonté  n'a  pas  d'action. 

A ces  conclusions  inductives,  formulées  comme  perceptions  vi- 
suelles manquant  du  travail  de  vérification  de  la  pen.sée  consciente, 
la  justesse  absolue  manque  également  tant  (|ue  n'intervient  pas  la 
rectilicatioii  parle  loucberoupar  unecom|)araison  faite  avec  des  corps 
voisins,  d’une  distance  déjà  expérimenlalement  connue.  Aussi,  dans 
le  cas  du  microscope,  l'image  perçue  n'étant  reportée  ni  à la  dis- 
tance où  est  la  préparation  observée,  ni  à celle  où  est  le  foyer  de  la 
1 loupeoculaire, quand  un  commençant  veut  toucher  la  préparation  élu- 
diée'sans  la  regarder  directement,  il  ne  met  pas  les  doigts  sur  elle, 
mais  il  les  porte  en  tâtonnant  où  la  perception  sus-indiquée  lui  fait 
croire  qu'elle  est.  Quelques  heures  d'expériences  analogues  A celles 
de  la  première  enlance  suffisent  pour  lui  apprendre  où  sans  y re- 
garder il  doit  porter  la  main  pour  toucher  la  pi'éi)aralion,  et  où 
est  son  image.  .Mais  rexpérience  est  A recommencer  chaque  fois 
que  nous  observons  avec  un  microscope  dont  le  pied  a une  hauteur 
autre  que  celle  de  l'instrumeut  (pu  nous  sert  habituellement. 

218.  .Nous  pouvons  actuellement  dire  que  les  procédés  indinués 
dans  les  traités  de  physique,  dans  les  traités  sur  le  microscope  et 
employés  par  les  opticiens,  sont  au  nombre  de  deux.  Tous  deux 
sont  fondés  sur  la  propriété  qu’a  l’œil  de  reporter  A une  cer- 
taine distance  de  lui  l’image  vue  à l'aide  d'une  loupe;  et  nous 
.savons  que  tout  le  microscope  se  réduit  eu  définitive  à une  loupe 
dans  laquelle  l'objectif  et  le  verre  de  champ  n’ont  pour  effet  que 
de  préparei’  une  image  réelle  grossie,  image  qui  est  simplement 
regardée  et  grossie  encore  sous  la  loupe  que  représente  le  verre 
oculaire  supérieur  fvoy.,  p.  125,  rexplication  de  la  figure  47). 

La  distance  A laquelle  est  reportée  l'image  avec  la  grandeur 
(lii'elle  a pour  l'œil  qui  la  voit  dans  le  microscope  a jus(|u’A  présent 
été  supposée  gratuitement  être  celle  de  la  vision  distincte  ; mais 
cette  distance  est  moindre  et  varie  avec  chaque  comhlnaison  d’ob- 
jectif et  d’oculaire  donnant  un  grossissement  différent. 
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J'ai  montré,  en  effet,  dans  la  première  édition  de  ce  livre  (1 849)  ; 
1*  Que,  contrairement  à ce  qu’indiquent  les  traités  de  physique  ou 
du  microscope,  ce  n'est  pas  à la  distance  de  la  vision  distincte  que 
l’image  des  objets  est  reportée,  avec  les  dimensions  qu’on  lui  voit 
dans  le  microscope  ou  sous  la  loupe,  mais  à une  distance  toujours 
moindre,  variable  avec  le  pouvoir  amplifiant;  cette  distance  est 
d'autant  plus  grande  que  le  grossissement  est  plus  considérable, 
et  vice  versa  (voy.  ci-dessus,  page  151,  les  mesures  qui  le  mon- 
trenl);  2"  Ce  point  de  départ  vicieux  était  cause  que,  par  les  pro- 
cédés indiqués  pour  prendre  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope, 
le  chiffre  obtenu  était  de  cinquante  à huit  cents  fois  trop  élevé, 
selon  les  objqptifs,  les  ociilaiPes  ou  les  procédés  employés  ; 3"  En 
employant  un  micromètre  oculaire  dont  le  verre  supérieur  grossit 
exactement  dix  fois,  j’ai  été  amené  A indiquer  un  autre  moyen 
très-simple  d'avoir  plus  exactement  le  grossissement  réel  en  dia- 
mètre des  microscopes  (objectif  et  oculaire  réunis,  car  ni  l’un  ni 
l’autre  ne  peuvent  être  employés  isolément);  4"  Le  chiffre  du  gros- 
sissement de  chaque  objectif  et  l’oculaire  micromètre  employé 
pour  obtenir  ce  grossissement,  servent  à mesurer  le  diamètre  des 
corpuscules  avec  chacun  des  objectifs  qu’ün  utilise. 

I.e  pouvoir  amplifiant  du  microscope  sert  de  la  sorte  à la  mesure 
du  volume  des  objets  étudiés  ; mais  la  mesure  du  pouvoir  ampli- 
fiant et  celle  du  volume  des  objets  microscopiques  constituent  deux 
ordres  d’opérations  fort  différentes.  On  peut,  en  effet,  déterminer 
celui-ci  sans  connaître  le  premier.  On  a même  su  mesurer  le  dia- 
mètre des  corpuscules  sous  le  microscope  longtemps  avant  de 
pouvoir  fixer  le  pouvoir  amplifiant  de  ce  dernier. 

Os  mensurations  exigent  l’une  et  l’autre  l’emploi  d’instruments 
particuliei-s  appelés  micromètres  qu’il  importe  de  faire  connaître 
dés  à présent. 

A Des  micromètres. 

249.  On  donne  le  nom  de  micromètres  aux  instruments  destinés 
à la  mesure  des  images  ou  des  objets  de  très-petites  dimensions 
dans  les  lunettes  et  les  microscopes.  Les  premiers  microhiétres 
proprement  dits,  destinés  aux  télescopes,  furent  imaginés  par  Huy- 
gliei'.s  (ifi.'iO),  puis  par  Malvasia,  Ausout  (1666),  etc.  micromètre 
oculaire,  le  micromètre  objectif  et  le  micromètre  à aùfuille  sont 
dus  A Keiijainin  Martin  (AW  si/stem  of  Optic,  London,  1740). 

2î)Ü.  Tout  microscope  doit  nécessairement  être  accompagné  de 
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deux  micromètres  : 1“  le  micromètre  objectif;  2"  le  micromètre  oeu-  - 
taire  ou  oculaire  micromètre.  On  ne  saurait  se  passer  de  ces  deux 
instruments;  employés  ensemble,  ils  servent  à déterminer  le  pou- 
voir amplifiant  du  microscope  avec  chaque  objectif. 

251.  \.e.  micromètre  objectif  est  formé  d'une  série  de  petites  li- 
gnes parallèles  Irés-ténues,  tracées  sur  une  plaque  de  verre  à des 
intervalles  parfaitement  égaux,  par  une  pointe  de  diamant,  l'es  in- 
tervalles sont  des  centièmes  de  millimètre  ; de  cinq  en  cinq  une 
des  lignes  dépasse  les  autres,  et  de  dix  en  dix,  celles-ci  sont  dé- 
passées par  les  divisions  principales. 

Pour  tracer  exactement  ces  divisions,  les  constructeurs  se  ser- 
vent d’une  vis  microinétriquc  d'une  exécution  parfaite,  portant  un 
cercle  divisé,  qui  tourne  contre  un  vernier,  afin  d'avoir  exactement 
les  subdivisions  du  pas  de  vis,  qui  est  dans  un  rapport  simple  et 
délerniiné  d’avance  avec  le  millimètre.  Ordinairement  cest  la 
plaque  elle-même  que  la  vis  fait  mouvoir  en  avant,  d’un  centième 
de  millimètre  à la  fois,  et  la  pointe  du  diamant  n a qu’un  mou- 
vement transversal  à exécuter  pour  tracer  une  des  petites  lignes 
parallèles.  On  a fait  ainsi  des  micromètres  formés  de  1 milliméire 
divisé  en  cinq  cents  et  même  mille  et  deux  mille  parties.  Cest  a 
Le  Baillif,  vers  1820,  que  l’on  doit  les  principaux  perfectionne- 
ments apportés  à leur  construction. 

La  petite  lame  de  verre  sur  laquelle  est  tracé  le  micromètre  est 
enchâssée  dans  une  plaque  de  cuivre,  et  recouverte,  ou  non,  du 
côté  où  sont  les  divisions  par  une  lamelle  de  verre  extrêmement 
mince,  afin  de  pouvoir  placer  l’instrument  sous  tous  les  objectifs, 
quelle  que  soit  leur  longueur  focale.  Ces  lignes  éfaut  très-fines, 
elles  sont  ordinairement  assez  difficiles  à trouver  et  à mettre  au 
foyer;  pour  en  faciliter  la  recherche,  il  faut  marquer  la  place  du 
millimètre  par  un  ou  deux  points  d’encre  placés  sur  les  côtés.  Les 
divisions  se  trouvent  noyées  dans  la  lumière  et  ne  se  voient  pas 
avec  les  faibles  objectifs  si  l’on  emploie  toute  la  lumière  ([ue  ré- 
fléchit le  miroir  ; il  faut  en  conséquence  n’en  utiliser  qu’une  petite 
portion  en  faisant  varier  l’inclinaison  de  celui-ci. 

252.  Le  micromètre  oculaire  est  formé  d’une  plaque  de  verre 
portant  un  centimètre  ou  un  demi-centimètre  divisé  en  cent  ou  en 
cinquante  parties,  c’est-à-dire  en  dixiémes  de  millimètre.  Celte 
plaque  est  fixée  au  diaphragme  de  l’oculaire,  et  comme  lui  placée 
exactement  au  foyer  du  verre  supérieur. 

Dans  tous  les  oculaires  micromètres  qu’on  livre  encore  habi- 
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tupllomenl,  le  pouvoir  de  celle  lentille  n'est  pas  déterminé,  ce  fpii 
limite  beaucoup  l’emploi  de  cet  insiriinient.  (iomme  elle  grossit  un 
certain  nombre  de  fois,  ce  ne  .«ont  plus  des  dixiémes  de  millimétré 
qu’on  a en  permanence  dans  l’oculaire,  Allais  des  fractions  de  mil- 
limètre indéterminées.  Ce  verre  grossissant  de  six  à sept  fois  envi- 
ron, autant  que  j’ai  pu  le  calculer,  chaque  dixiéme  de  millimètre 
est  devenu  égal  à sept  dixièmesde  inilliiuétre  à peu  près.  Comme  on 
peut  tailler  des  verres  oculaires  supérieurs  grossi.ssaiit  dix  fois,  il 
vaut  mieux  avoir  des  micromètres  ainsi  faits  que  d’autres,  parce 
qu’on  peut  comparer  exactement  les  divisions  de  ce  niici'omélrc 
aux  centièmes  de  inilliméti  e du  micromètre  objectif,  ce  qui  conduit 
à connaître  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin. 

253.  (juant  aux  micromètres  oculaires  à pointes  et  .è  ceux  qui 
sont  portés  par  la  platine,  et  aux  autres  micromètres  fondés  sur 
l’emploi  des  vis,  ils  doivent  être  rejetés,  à cause  des  erreui’s  cau- 
sées par  le  temps  perdu  do  celles-ci.  Ils  étaient  construits  de  la 
manière  suivante; 

Le  micromètre  à aiguille  et  à cadran,  de  Martin,  était  composé 
d’une  vis  marquant  des  pas  dont  on  connaissait  exactement  l’écar- 
tement; elle  était  terminée  é l’une  de  ses  extrémités  par  une  ai- 
guille déliée,  à l’autre  par  un  indicateur  qui  parcourait  li*s  divi- 
sions tracées  sur  un  cadran  fixe  et  donnait  la  mesure  exacte  de 
la  progi'ession  de  la  vis.  On  fixait  l'ap|iareil  sur  l’oculaire  en  faisant 
pénétrer  raiguille  déliée  qui  terminait  l’une  des  extrémités  de  la 
vis  dans  le  tube  au  point  mémo  où  venait  se  former  l’image  de 
l'objet.  En  tournant  alors  la  vis,  la  pointe  do  l’aiguille  traversait 
l’image,  tandis  que  l'indicateur  marquait  sur  le  cadran  le  point  de 
départ  et  celui  d’arrêt  ; un  calcul  fort  simple  donnait  enfin  un 
résultat  assez  exact. 

Frauenholer  a construit  sur  ce  principe  un  micromètre  qui 
se  plaçait  sur  la  platine  du  microscope,  et  la  vis  faisait  mareber 
l’objet  préparé;  un  fil  tendu  dans  l’oculaire  servait  de  point  de 
repère. 

B.  Détermination  du  pouvoir  ampliliant  des  microscopes  par  la 
méthode  dite  de  la  chambre  claire. 

2;>4.  Le  premier  procédé,  dù  à Aiiiici  (1821),  consiste  à reporter 
à la  distance  do  la  vision  distincte,  à l’aide  d'une  chambre  claire 
(lig.  82,  V,  v),  1 image  grossie  d’un  micromètre  objectif  sur  une 
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règle  divisée  en  millimètres  (a),  et  on  note  combien  chaque  cen- 
tième de  millimètre  grossi  couvre  de  millimètres;  le  nombre  des 
millimètres  couverts  indique  combien  de  fois  cent  le  microscope 
anipliric. 

Au  lieu  de  reporter  l'image  du  micromètre  sur  une  règle  ou  sur 


Fig.  8i.  — Mesure  du  pouvoir  aiuplifliiit  avec  la  chambre  claire. 


du  papier  divisés  en  millimètres,  on  peut  ])rendre  avec  un  compas, 
sur  un  pupitre  ou  sur  la  table  sur  laquelle  on  a reporté  l’image  à la 
distance  de  la  vision  distincte,  l'ècartement  de  chaque  ligne  sépa- 
rant les  centièmes  de  millimètre  grossis.  Un  voit  ensuite  sur  une 
règle  à combien  de  millimètres  est  devenu  égal  chaque  centième  de 
millimètre;  le  nombre  obtenu  indique  combien  de  fois  cent  l'image  est 
plus  grande  que  l’objet.  Jusqu'è  présent  ce  chilTre  était,  pour  les 
opticiens  et  beaucoup  d’observateurs,  le  grossissement  des  combi- 
naisons d'oculaire  et  objectif  employées  pour  l'obtenir,  mais  nous 
avons  vu  (page  131)  qu'il  est  trop  considérable. 

255.  Procédé  dit  de  la  double-vue.  — L'autre  procédé  consiste 
à fixer  les  divisions  du  micromètre  objectif  dans  le  microscope  aveu 
un  œil,  pendant  qu’avec  l'autre  oniegarde  (sur  une  feuille  de  papier 
placée  à côté  du  tube  du  microscope  à la  distance  de  la  vision  dis- 
tincte), les  pointes  d'un  compas,  comme  le  faisait  Hooker  (1667) 
pour  mesurer  la  largeur  des  corpuscules  qu’il  étudiait.  Ob.servées 
aAecl'œil  droit,  par  exemple,  pendant  que  l’ceil  gauche  fixe  l’oculaire 
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dans  le  microscope,  les  images  des  deux  objets  différents,  peintes 
séparément  dans  chacun  des  yeux,  vont  se  superposer  dans  la 
partie  des  rentres  nerveux  qui  est  le  siège  de  la  perception  ; et 
avec  un  peu  d’habitude,  on  voit  les  pointes  du  compas  superpo- 
sées &UX  divisions  du  micromètre  objectif. 

On  peut  mesurer  alors  combien  une  seule  de  celle.s-ci,  aprésavoir 
été  grossie,  vaut  de  millimétrés;  ce  qui  est  censé  indiquer  le  pou- 
voir amplifiant,  car  si  un  centième  de  millimètre  est  rendu  égal 
à un  millimètre,  l'image  est  réellement  cent  fois  plus  gaende  que 
l’objet. 

256.  On  comprend  facilement  que  si  on  a fait  une  table  de  la 
grandeur  de  l’image  d’un  centième  de  millimétré,  grossi  et  mesuré 
à une  distance  toujours  la  mémo,  pour  chaque  combinaison  d’ocu- 
laire et  d’objectif,  on  pourra  obtenir  le  volume  absolu  do  tout  objet 
placé  sous  le  microscope,  pourvu  qu’il  soit  examiné  avec  la  combi- 
naison correspondante  des  oculaires  et  des  objectifs  et  mesuré  exac- 
tement à la  même  distance. 

En  effet,  l’écartement  des  pointes  du  compas,  indiquant  les  di- 
mensions de  son  image,  indique  aussi  combien  de  fois  il  est  plus 
grand  ou  plus  petit  qu’un  centième  de  millimètre.  C’est  là  un  des 
moyens  d’obtenir  le  volume  des  objets  examinés  au  microscope, 
qui  au  fond  est  exact  ; mais  la  difficulté  de  placer  le  pupitre  ou  le 
plan  fixe  sur  lequel  on  mesure  toujours  exactement  à la  distance  où 
a été  faite  la  table  comparative  des  grossissements  le  rend  sujet  à 
erreur. 

257.  Quand  on  se  sert  de  la  chambre  claire,  la  nécessité  de  la 
fixer  ainsi  que  le  pupitre,  puis  de  déterminer  la  distance  de  celui-ci 
à l’œil,  entraîne  une  pértc  de  temps  qui,  quoique  peu  de  chose,  est 
beaucoup  trop  en  pratique.  En  effet,  la  plupart  des  objets  étant 
susceptibles  de  se  mouvoir  dans  le  champ  du  microscope,  ils  ont 
disparu  au  moment  où  l’on  est  prêt  à en-  mesurer  l’image.  Souvent 
aussi,  pendant  ces  préparatifs,  un  mouvement  cpielconque  dérange 
le  |>orte-objet  ou  fait  perdre  de  vue  la  préjiaralion.  Ainsi  ce  procédé 
de  détei  miner  le  volume  des  objets  ne  sera,  je  crois,  jamais  employé 
caiuramment. 

258.  Les  raisons  pour  lesquelles  le  chiffre  de  la  grandeur  de  l’i- 
mage de  chaque  centième  de  millimètre  grossi  n'exprime  pas  exac- 
tement combien  de  fois  cent  la  combinaison  optique  employée 
(oculaire  et  objectif)  grossit,  mais  donne  toujours  un  résultat  trop 
élevé,  sont  les  suivantes. 
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C'csl  parce  que,  comme  nous  l'avons  dit,  iimaije  perçue  nest 
jms  reportée  à la  distance  delà  viston  distincte,  mais  à une  distance 
moindre,  qui.  pour  moi,  qui  suis  un  peu  presbyte,  et  pour  mon 
collémie  J.  Regnauld  qui  est  un  peu  myope,  est  la  mPmc.  Elle  varie 
entre  I i centimètres  l/ô  pour  l'un  des  torts  objectifs  (avec  l'oculaire 
numéro  ô)  de  mon  microscope  (800  diamètres  réels),  et  8 à 10  con- 
timèlres  pour  les  plus  faibles  grossissements  (2b  à 40  diamètres). 

Lorsque  par  exemple,  après  avoir  trouvé  que,  mesurée  avec 
la  chambre  claire  à la  distance  de  13  centimètres  trois  quarts,  l'i- 
mage d'un  centième  de  millimètre  (avec  mon  objectif  5 et  l'ocu- 
laire ">)  égale  4 millimètres,  c'est-à-dire  égale  précisément  les  di- 
mensions que  cette  image  a quand  elle  est  mesurée  directement 
dans  le  microscope,  on  en  conclut,  avec  raison,  que  cette  combi- 
naison optique  grossit  quatre  cents  fois.  Si  l'on  vient  ensuite  à 
mesurer  la  -même  image  à 20,  22  ou  25  centimètres,  distances 
adoptées  comme  celles  de  la  vision  distincte,  on  trouve  qu'elle  esl 
plus  grande  des  trois  quai  ts  au  moins  que  dans  le  premier  cas. 

2.‘i9.  Comme  la  distance  de  22  à 25  ceniimèlies  est  celle  qui  est 
adoptée  babituellement,  on  comprendra  pourquoi  les  ebilfres  don- 
nés-jiar  les  opticiens  sont  plus  grands  des  trois  quarts  environ  que 
le  grossissement  ne  semble  l'exiger  en  fait,  quand  on  observe  di- 
reLlcmeul  des  centièmes  de  millimètre  grossis;  on  comprendra 
aussi  pourquoi  les  dessins  exécutés  de  celle  manière  dépassent 
dans  les  mêmes  proportions  l'image  do  l'obiet  vue  directement 
dans  le  microscope. 

C’est  là  aussi  la  raison  qui  fait  ipi’on  ne  doit  avoir  aucune  con- 
fiance dans  la  valeur  des  ebilfres  du  grossissement  indiqué  par  les 
tables  des  catalogues  et  des  livres  sur  le  microscope  quand  il  a été 
mesuré  de  celle  façon.  Toujoui-s  cfs  grossissements  sont  exagérés 
de  beaucoup  et  aucun  des  objectifs  donnés  comme  grossissant 
cinq  cents  fois  ou  mille  fois  ne  montre,  avec  une  largeur  de  5 ou 
10  millimètres,  un  corpuscule  dont  le  diamètre  esl  de  un  wntiéme 
de  millimètre. 

D'après  ce  qui  précède,  on  peut  se  rendre  compte  facilement 
aussi  de  la  raison  pourquoi  les  myopes,  qui  voient  distinctement  à 
une  distance  qui  est  de  15  centimètres  environ,  obtiennent  en  sui- 
vant ce  procédé,  dit  de  la  double  vue,  un  pouvoir  amplifiant  pour 
cliaquc  combinaison  o]ilique,  qui  est  moindre  que  celui  obtenu 
• par  un  presbyte.  Les  myopes  obtiennent,  en  effet,  des  chiffres  qui 
ne  dépassent  que  de  quarante  à cinquante  fois  le  grossissement 
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ri“el,  parce  que,  ne  voyant  plus  les  pointes  du  compas  au  delà  de 
15  centimètres  environ,  ils  rapprochent  beaucoup  plus  le  plan 'sur 
lequel  ils  re|)ortent  l’image  que  ne  le  font  les  presbytes. 

2C0.  Outre  la  raison  capitale  qui  vient  d’ètre  développée,  il  y en 
a de  plus  particulières  qui  font  que  les  grossissemenls  obtenus  par 
les  deux  procédés  indiqués  ci-de>sus,  non-seulement  ne  sont  pas 
exacts,  mais  encore  ne  sont  pas  comparables.  En  effet,  lorsqu'un 
auteur  ou  un  opticien  donne  le  pouvoir  amplinaiit  du  microscope,  il 
est  rare  de  trouver  indiquée  la  distance  réelle  à laquelle  l’image  a été. 
reportée,  ce  qui  pourtant  est  indispensable  pour  donner  des  résultats 
susceptibles  de  comparaison. 

Or  les  uns  mesurent  à 18  centimètres,  d'autres  à 20,  d’autres  enfin 
à 22  ou  25;  toutes  distances  qui  d’un  traité  à l’autre  sont  indiquées 
comme  étant  celles  de  la  vision  distincte.  Il  en  est  encore  qui  pren- 
nent pour  distance  la  longueur  du  corps  de  l’instrument,  ou  celle 
qui  sépare  l'objet  du  verre  oculaire  supérieur,  ou  même  celle  qui 
sépare  ce  verre  de  la  table  sur  laquelle  repose  le  microscope. 

2fil.  Vnteur  de  l'angle  som-tendu  ytar  l'image  des  objets.  — 
Au  lieu  de  chercher  é obtenir  le  pouvoir  amplifiant  des  combi- 
naisons d’objectifs  et  d’oculaires,  et  le  volume  absolu  des  objets 
pris  à l'aide  de  la  chambre  claire,  comme  il  a été  dit  plus  haut, 
ou  pourrait  se  contenter  de  comparer  entre  eux  les  nombres  qui  in- 
diquent la  valeur  dos  angles  optiques  que  sous-tendent  c^s  objets. 

On  obtient  la  valeur  de  l’angle  optique  sous-tendu  ^jar  l'image 
d’un  corpuscule  grossi  par  le  microscope,  en  divisant  la  distance 
qui  sépare  l’œil  de  l’image  d’un  objet  par  le  diamètre  de  ce  dernier. 

.Supposons,  par  conséquent,  un  intervalle  entre  deux  lignes 
large  de  un  centième  de  millimètre  placé  au  foyer  de  l’objectif 
et  son  image  reportée  au  moyen  de  la  chambre  claire  ou  par  la  double 
vue.  Examinant  par  le  procédé  dit  de  la  double  vue  à une  distance 
de  l’œil  quelconque,  en  divisant  le  chiffre  de  cette  distance  par  celui 
du  diamètre  de  l'image  du  centième  grossi,  on  aura  la  valeur  de  l’an- 
gleoptique  sous- tendu  dans  l’œil  par  cette  image.  Si  on  recule  le  plan 
ou  le  pupitre  .sur  lequel  est  reportée  l’image,  comme  celle-ci  grandit 
en  même  temps  que  la  distance  et  d’une  manière  proportionnelle, 
la  division  de  ruiie  par  l’autre  donnera  toujours  le  môme  quotient. 
Ce  chiffre  n’exprime  ni  les  dimensions  de  l’objet,  ni  le  nombre  des 
degrés  compris  par  les  côtés  de  l'angle;  il  n'a  de  valeur  que  d'une 
manière  comparative. 

Si  maintenant  à la  combinaison  employée  on  en  substitue  une 
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aiilrfi,  et  sticccssiveinenl  loiites  cplles  qu’oi»  peut  former  avec  les 
divers  olijeclifs  et  oculaires  du  microscope,  on  établira  iitie 
écliellc  comparative  entre  les  valeurs  des  angles  que  sons-tend  le 
même  centième  de  millimètre  avec  des  ))oiivoirs  amplifiants  divers. 
On  pourra,  par  conséquent,  dire  combien  l'im  grossit  plus  que 
l'anlre,  sans  jamais  savoir  pourtant  de  combien  le  i)remier  grossit 
d'une  manière  abs(dne,  non  plus  que  le  second  par  rapport  au  troi- 
sième, etc. 


262.  Ces  chiffres  obtenus,  si  on  substitue  un  objet  qtielcomiuc  an 
centième  de  millimètre,  on  verra  combien  de  fois  l'angle  que  sons- 
tend  son  image  gi'ossie  est  plus  grande  ou  pins  petite  que  celui  (pu 
est  sous-tendu  par  le  centième  de  millimèfro,  vu  avec  la  même  combi- 
naison optique;  le  chilTre  obtenu  par  la  division  indique  alors  le  dia- 
mètre de  l'objet. 

26Ô.  Kn  donnant  lediamètre  des  objets  dèferininè  parce  procédé,  il 
suffît  d'indiquer  le  cliiffre  de  l'angle  sous-tendu  par  la  combinaison 
employée  et  de  la  fraction  de  inillimi  trc  prise  ponrunité;  mais  peu 
imporle  la  distance  à laquelle  a été  reportée  l'image,  puisque,  si  on 
recule  le  pupitre,  l'iinagc  grandit  en  proportion,  ce  qui  laisse  à la 
division  le  même  quotient. 

Siqiposons,  par  exemple,  qu'à  la  distance  de  142""", 50,  l'image 
d'un  centième  de  millimètre  soit  avec  une  combinaison  d’objectif  et 


d'oculaire  donnés  large  de  8 millimètres,  on  aura 


142,50 

8,0Ü 


17,80; 


nombre  qui  exprime  la  valeur  relative  de  l’angle  optique  sous-tendu 
par  l'image  du  centième  de  millimètre,  avec  cette  combinaison. 
Si  on  remplace  le  micromètre  objectif  par  un  objet  quelconque  dont 
l’image,  à la  distance  de  215  millimètres,  ait  2i  millimètres  de  lar- 


213 

geur,onaura  — = 8,87.  Ce  chiffre  exprimant  la  valeur  de  l’angle 
24 


optique  sous-tendu  par  l'image  de  ce  corps  relativement  à l’angle 
optique  sous-tendu  par  le  centième  de  millimètre,  il  faut  diviser 
17,80  (valeur  relative  de  l’angle  sous-tendu  par  un  cenfième  de 
millimètre),  par  8,87,  valeur  relative  de  l’angle  solis-tendu  par  l’i- 
mage d'un  corps  quelconque,  qui  est  reportée  à une  distance  qui 

17  80 

est  ici  de  215  millimètres.  On  a ainsi  = 2,10,  c’est-à-dire 

o,o7 

que  le  corps  pris  pour  exemple  a une  largeur  de  2 centièmes  de  mil- 
limètre, plus  la  fraction  un  dixième  de  centième  = 0"'“,0210. 
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204.  Lorsque,  par  eoiiséquenl,  on  voudra  prendre  à l’aide  de  la 
diainhre  claire  le  volume  des  objets  grossis,  c’est  ce  procédé  qu’il 
faudra  employer  de  préférence,  après  s’étre  fait  une  table  de  la  va- 
leur des  angles  sous-tendus  par  un  centième  de  millimétré  avec 
chaque  combinaison. 

Mais  il  offre,  du  reste,  tous  les  inconvénients  de  longueur  de 
temps  et  de  risques  de  dérangements  signalés  précédemment  (g  257), 
quand  on  emploie  la  chambre  claire  dans  ce  but,  de  sortequ’un  peut 
le  considérera  peu  près  comme  inexécutable  dans  les  recberebes  de 
laboratoire. 

C.  Méthoile  de  mensuration  à l’aide  de  l'oculaire 
micromètre . 

265.  lleconnaissanl  successivement  ces  différentes  causes  d’er- 
reurs, j’ai  été  amené,  en  1849,  à trouver  un  procédé  destiné  à me- 
surer le  pouvoir  amplifiant  des  objectifs,  qui  est  plus  rigoureux  que 
lesaulres,  sans  l’étre  pourtant  encore  autant  qu’on  pourrait  le  désirer. 

Ce  procédé  repose  sur  cette  donnée  que  toute  méthode  de  mensu- 
ration du  pouvoir  amplifiant  du  microscope  ne  peut  conduire  ,4  des 
nombres  exacts  que  si  elle  s'ap|niie  sur  le  piincipede  la  superposition 
de  l’image  du  millimètre  étalon  à l'image  des  divisions  différem- 
ment grossies  qu’on  lui  compare,  ét  cela  sur  un  point  donné  de 
l’axe  même  du  mici'oscope,  c’cst-à-<lire  suivant  la  ligne  droite  (pii 
passe  par  le  centre  des  lentilles  grossissantes  (fig.  47,  m o,  page  125). 
Celte  superposition  de  l’image  des  divisions  (grossies  différeminenl 
par  chaque  jeu  de  lentilles)  du  micromélre  objectif  an  micromètre 
oculaire  ou  étalon  invariable  qui  défermine  l'étendue  de  l’agran- 
dissement  linéaire  dans  chaque  cas,  celte  superposition,  dis-je, 
doit  avoir  lieu  dans  un  même  plan  horizontal  ; la  situation  de  ce 
plan  est  naturellement  marquée  par  le /an'nt  de  la  vision  distincte 
de  riinagc  agrandie,  point  qui  varie  un  peu  avec  chaque  œil,  mais 
qui  est  invariable  pour  un  même  observateur  (d’un  jour  au  pré- 
cédent du  moins,  à l’état  normal). 

Toute  inflexion  de  cet  axe,  soit  par  un  miroir  ou  un  prisme  réflec- 
teur comme  dans  la  chambre  claire  (fig.  81,  a,  r,x,  page  205), 
soit  par  suite  du  report  sur  une  régie  étalon  qui  fixe  Lun  des  yeux 
micromélre  objectif  amplifié  quevoit  l’autre  oui  (voy.  pages  205-201), 
toute  inflexion  de  ce  genre,  dis-je,  amène  en  elTel  dans  l image  de 
l’objet  grossi  des  changements  de  sa  grandeur  qui  la  rendent  plus 
ou  moins  large  qu’elle  n’est  vue,  selon  la  distance  à laquelle  est 
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reportée  ainsi  celle  image,  sans  que  rétalon  varie  corrélativement. 

Il  en  résulte  que  le  rapport  constant  c.lierclié  entre  le  millimètre, 
pris  pour  étalon,  et  ses  divisions  grossies  par  tel  et  tel  système  d’ob- 
jectifs et  d'oculaires  successivement,  ne  peut  être  établi.  Le  cbilTre  “ 
qui  l'exprime  étant  celui  qui  indique  le  grossissement,  il  devient 
parfailcment  impossible  de  donner  ce  dernier  d’une  manière  exacte, 
autrement  que  par  hasard,  ce  qui  a tout  laissé  à l’arbitraire  jusqu’à 
présent. 

266. 4.C  procédé  que  j'ai  imaginé  pour  atteindre  l'exacte  et  néces- 
saire superposition  dont  il  vient  d'étre  parlé,  consiste  à faire  que 
les  divisions  du  micromètre  étalon,  placées  au  foyer  in^mc  du  verre 
supérieur  de  l'oculaire,  soient  des  millimétrés.  On  y parvient  en  fixant 
dans  un  oculaire  un  veiTe  plan  portant  cinquante  divisions,  larges 
chacunes  de  un  dixiéme  de  millimétré,  au  foyer  d'une  lentille  fron- 
tale ou  supérieure  grossissant  exactement  div  fois.  On  a constain- 
nient,  de  la  sorte,  dans  cet  oculaire,  des  divisions  larges  d’un 
millimètre  et  servant  de  donnée  invariable  de  comparaison. 

On  peut  se  senir  alors  de  ces  millimètres  comme  d’étalon  pour 
mesurer  l'image  formée  au  foyer  de  ce  verre,  et  compter  combien 
chacun  d'eux  couvre  de  divisions  du  micromètre  objectif  sans  courir 
de  cliances  d’erreurs  ; car  l’image  de  l’objet  et  celle  du  micromètre 
grossi  se  trouvent  dans  l’axe  optique  de  l'instrument,  exactement 
superposées  dans  un  même  plan  matbématique,  au  foyer  de  la 
même  loupe,  en  sorte  que,  pour  des  dimensions  égales,  elles  sous- 
lendent  le  même  angle  sur  la  rétine. 

En  conséquence,  si  l'on  place  le  micromètre  objectif  sous  le  mi- 
croscope cl  que,  regardant  avec  le  micromètre  oculaire  et  tel  objec- 
tif donné,  chaipie  centième  de  millimètre  du  premier  est  grandi  de 
manière  A couvrir  trois  divisions  du  second  (c’est-à-dire  trois 
dixiémes  de  millimètre  rendus  égaux  à un  millimètre),  on  dira  que 
le  microscope  grossit  ti'ois  cents  fois.  Il  est  bien  entendu,  après  ce 
que  nous  avons  dit  plus  haut  (pages  196-197),  que  ce  même  objectif 
donnerait  un  chiffre  plus  élevé  s’il  était  mis  au  bout  d’un  micro- 
scope à tube  plus  long,  on  vice  versa,  fait  important  à rappelei*  pour 
le  cas  où  il  s’agiriiil  d'un  instrument  à tube  pouvant  être  à volonté 
allongé  ou  raccourci. 

267.  En  agissant  ainsi,  on  a le  même  résultalque  l'on  obtiendrait 
en  descendant  un  compas  dans  l’oculaire  sans  que  les  pointes  fus- 
sent grossies  par  le  verre  supérieur,  pour  mesurer  ensuite  sur  un 
méti'e  combien  elles  embrassent  de  ses  subdivisions  en  millimétrés 
Rouv.  — Hicroscupe.  tt 
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pour  chaqiip  rrnlièiiu'  tir  millimètre  grossi.  En  iin  mol,  on  rem- 
place  à la  fois  et  le  compas  et  le  mètre  divisé,  en  pla^'ant  au  foyer 
du  verre  objectif  supérieur  un  centimètre,  dont  chaque  division, 
égale  à un  dixième  de  millimètre,  est  rendue  équivalente  à un  mil- 
limètre par  cette  lentille  même. 

Peu  importe  ici  la  distance,  variable  pour  chaque  combinaison 
(voy.p.lôl  et  198),  à laquelle  l'œil  reporte  l'image  peinte  sur  la  rétine, 
puisque  l’image  de  l'objet  et  celle  du  micromètre  oculaire  se  trou- 
vent situcesdans  un  plan  unique  coupant  un  même  axe.au  fcycr  de 
la  même  loupe,  grossies  et  reportées  ensemble  d'une  manière  insé- 
parable. 

268.  Comme  le  verre  supérieur  de  l'oculaire  donne  beaucoup 
d'aberration  de  sphéricité  quand  il  grossit  dix  fois,  si  c'est  uncenti- 
niétrequel'on  placeaufoyer,  les  divisions  extrêmes  sont  moins  nettes 
et  sensiblement  plus  grandes  (jue  les  autres.  On  prévient  cet  incon- 
vénient en  se  servant  d'un  micromètre  de  5 millimètres  seulement, 
qui  permet  dcrètrècir  davantage  le  diaphragme  et  par  lâdediminner 
cette  aberration.  Du  reste,  réduites  à ces  dimensions,  toutes  les  di- 
visions sont  également  grandies,  ou,  en  d'autres  termes,  l'aberra- 
tion de  sphéricité  n’influe  pas  d’une  manière  apyœéciable  sur  leurs 
dimensions. 

269.  En  prenant  le  pouvoir  anipliflant  des  objectifs,  il  arrive 
presque  toujours  (jne  chaque  division  du  micromètre  objectif  ne 
coïncide  pas  exactement  avec  deux,  trois  ou  quatre  divisions  du  mi- 
cromètre oculaire.  Cotnme  la  différence  ne  peut  pas  être  déterminée 
exactement  pour  chaijuc  division  prise  isolément,  il  faut  compter 
Combien  tontes  les  divisions  du  micromètre  oculaire,  au  nombre 
de  cimpiante,  'recouvrent  de  divisions  du  micromètre  objectif,  et 
diviser  ce  nombre  cinquante  par  relui  des  divisions  du  micromètre 
objectif  (pi'il  recoin re. 

I.c  premier  cbifl're  obtenu  indique^  combien  de  fois  cent  le  mi- 
croscope grossit,  et  on  pousse  la  division  jusqu'à  ce  qu’on  ait  les 
dizaines,  puis  les  unités,  en  ajoutant  chaque  fois  un  zéro  au  reste. 
.Si  le-firemier  chiffre  égalait  dix  ou  le  dépassait,  il  faudrait  le  dépo- 
ser tel  ((u'il  est  olitenu,  et  il  indiquerait  que  le  microscope  grossit 
mille  fuis  ou  nu  delà. 

Il  est  rare  que  les  divisions  extrêmes  du  micromètre  oculaire 
Coïncident  exactement  avec  les  divisions  du  miiœométre  objectil 
qui  b“ur  sont  superposées.  .Ainsi,  par  exemple,  avec  le  n“  2 de  l’un 
de  mes  anciens  objectils  de  Nachet,  les  cinquante  divisions  du  nii- 
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croiiiêtrc  oculaire  recouvrent  19  1/2=  19,  50  divisions  du  iiiicro- 
iiièlre  oljjeclif,  qui,  divisant  50,00,  donnent  250  pour  jrrossisseiueiil 
de  cet  objectif. 

Avec  le  n“  3,  il  en  recouvre  l-i  2/3  = 1 4,06,  qui,  divisant  50,00, 
donnent  un  grossissement  de  341  Ibis  en  diainéti'e. 

Avec  le  n“  6,  il  en  recouvre  7 2/6  = 7,33,  (|ui,  divisant  50,00, 
donnent  684. 

Il  faut  tenir  compte  de  ces  fractions  avec  le  plus  grand  soin  pour 
avoir  un  résultat  aussi  piêcis  que  possible,  c’est  même  la  seule 
partie  de  l'opératiou  qui  .soit  un  peu  difficile;  mais  en  se  servant 
pour  les  mesurer  des  divisions  du  microinèlre  oculaire,  qui  sont 
autant  de  fractions  de  celles  du  inicromélre  objectif  grossi,  on  par- 
vient à les  déterminer  très-exactement. 

270.  Lorsqu’on  arrive  aux  grossissements  les  plus  faibles,  il  peut 
SC  faire  (|ue  le  micromètre  objectif  ne  soit  pas  assez  grossi  pour 
couvrir  le  micromètre  oculaire  ; alors  on  divise  le  nombre  des  divi- 
sions de  celui-ci  qui  soitt  recouvertes  par  100,  qui  est  le  nombre 
des  divisions  du  micromètre  objectif;  le  grossissement  est,  dans  ce 
cas-lâ,  moindre  que  100.  Ainsi,  par  exemple,  a\ec  le  plus  faible 
des  objectifs  de  mon  microscope  de  Nachel,  le  micromètre  objectif 
tout  entier  ne  couvre  que  46  divisions  du  micromètre  oculaire, 
qu'il  faut  diviser  par  100,  nombre  des  divisions  du  premier,  ce  (pii 
donne  pour  résultat  0,46,  c'est-à-dire- que  le  microscope  grossit 
46  fois  avec  cet  objectif  et  l’oculaire  n°  3 à lentille  supérieure  d'une 
courbure  telle, *qn’ellc  amplifie  10  fois. 

En  d’autres  termes,  avec  ces  faibles  grossissements  le  nombre 
des  divisions  que  l’image  du  micromètre  objectif  entier  embrasse 
sur  l’oculaire  micromètre,  inditiue  le  grossissement  de  l’objectif 
employé. 

271.  Sachant  que  le  verre  supérieur  de  l’oculaire  micromètre 
gro.ssit  exactement  10  fois,  il  suffit,  quand  on  a obtenu  à .son  aide 
le  grossissement  du  microscope,  de  diviser  le  chiffre  qui  l’exprime 
par  dix  pour  connaiire  le  grossissement  de  l’objectif  seul.  Mais  on 
n’a  ainsi  son  grossissement  (pie  modifié  par  le  verre  de  champ,  le- 
quel est  une  nouvelle  cause  de  complication  qui  empi''che  de  pou- 
voir mesurer  le  pouvoir  amplifiant  du  microscope,  en  multipliant 
directement  le  grossissement  de  l’objectif  par  celui  de  I oculaire. 
En  effet,  il  faudrait  connaître  de  combien  de  fois  le  verre  de  champ 
de  chaque  oculaire  rapetisse  l’image  l'oruiée  au  delà  de  robjeclif. 
Or,  comme  leur  longueur  focale  varie  dans  le  même  sens  que  celle 
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du  vciTP  de  l'œil,  on  ne  peut  mesurer  exnclemeiit  l'action  (pie  de 
celui  du  niicroinètre  oculaire.  Ce  n’esl  là  du  reste  (lu’unc  question 
de  curiosit(!‘  sidentilique.  • 

Il  en  est  encore  ainsi  d'une  autre  complication  qui  est  due 
à ce  (pie  plus  l'oculaire  est  long,  plus  il  descend  bas  dans  le  corps 
du  microscope,  et  moins  les  rayons  recueillis  par  le  verre  dcclianq) 
sont  divergents,  moins  l'image  qu'ils  liiiiitout  est  grandi'}  ce  qui 
est  une -cause  de  variation  du  grossissement  dont  il  faudrait  encore 
tenir  compte. 

Il  C-'t  vrai  qu'en  pratique  on  pourrait  se  passer  de  tenir  compte 
de  l'aclion  du  veiredecliainp  etdeses  variations,  suivant  le  point 
où  il  descend  dans  le  corps  du  microscope.  Mais  alors  le  seul  moyen 
d'obtenii'  les  dimensions  de  l'image  formée  au  foyer  du  verre  de 
l’œil,  est  précisément  l’emploi  de  l’oculaire  inicroméire,  dont  nous 
venons  de  parler,  c’esl-à-dire  d'un  micromètre  oculaire  dont  le 
verre  de  l’œil  a un  pouvoir  amplifiant  exactement  connu. 

D.  Des  yrossissemeiits  reels. 

272.  La  méthode  précédente  est  la  seule  que  le  raisonnement  et 
l’expérience  montrent  être  fondée  sur  des  principes  rigoureux,  parmi 
celles  qui  sont  réellement  applicables;  elle  donne  pour  grossissement 
réel  des  objectifs,  des  chiffres  bien  moins  élevés  que  tous  les  autres 
procédés.  J’ai  obtenu  les  nombres  suivants  pour  la  série  des  neuf 
objectifs  de  mon  microscope  de  Nachet  : 


0 ^ 
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Dans  les  microscopes  de  Georges  Oberhæuser,  datant  de  1819, 
l’objectif  11“  9,  qui  était  le  plus  fort  de  tous,  ne  dépassait  jamais 
380  à 400;  les  autres  varient  entre  ce  chilTre  et  30  ou  environ,  pour 
le  plus  faible. 

Or  il  faut  qu’on  sache  que  les  n“‘  8,  9,  10,  1 1 et  12  de  Nachet  sont 
les  objectifs  les  plus  forts  qu’on  possède  encore,  à part  peut-ê'tre  deux 
ou  trois  d’Ainici,  de  Georges  Oberhæuser,  llartnach,  l’owell  e| 
Lealand;  mais  encore  est-il  que  leur  grossissement  n’a  pas  été  iiet- 
teiiicnt  déterminé,  et  que  ces  constructeurs  ne  les  livrent  pas  habi- 
tuellement avec  les  inicroscopt^s  qu'on  leur  demande.  I>esn“*7  et  8 
de  Nachet  accompagnent,  au  contraire,  toujours  son  microscope 
complet.  Notons  que  les  objectifs  les  plus  puissants  des  opticiens 
anglais  semblent  atteindre  des  grossissements  réels  do  l.'iüüet  de 
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1800  fois,  grôce  à leiii's  longs  lobes  et  à leurs  oculaires  très-eourts. 

Toutefois  00  voilqo’il  y a loin  de  là  aux  grossissements  fabuleux 
de  2 ou  5,000  fois  doot  parlent  encore  quelques  opticiens  et  même 
des  observateurs  pour  les  mierosropi's  ordinaires.  Je  ne  parle  pas 
ici  bien  entendu  des  objectifs  exceptionnels  des  opticiens  que  je 
viens  de  citer  et  de  quelques  antres,  qui  iienvent  donner  réelle- 
inent  ces  grossissements,  mais  qui  ne  sont  pas  vendus  couramment 
et  qu’on  n’emploie  que  dans  des  cas  spéciaux  fort  rares.  L'illusion 
à cet  égard  tient  à ce  que  les  uns  emploient  les  procédés  inexacts 
dont  il  a été  question,  et  à ee  que  les  autres  donnent  les  dimensions 
en  surfaces  on  même  cubiques,  an  lien  de  les  donner  simplement  en 
diamètre.  Or,  comme  an  microscope  nous  ne  voyons  que  des  plans 
cl  non  des  solides  à trois  dimensions  (en  sorte  que  ce  n’est  que 
par  divers  artifices  que  nous  constatons  l'épaifseur  des  objets 
examinés),  ce  sont  par  conséquent  des  dimensions  linéaires,  les 
seules  qui  nous  frappent,  que  nous  devons  prendre  en  considération. 
.\nssi  les  personnes  qui  ne  sont  pas  prévenues  de  ces  erreurs,  après 
avoir  examiné  avec  ces  prétendus  grossissements  de  2,500  à 5,000 
fois  des  objets  déjà  visibles  à.  l’œil  nu,  comme  les  poussières  de 
papillon,  sont-elles  toujours  surprises  de  ne  pas  les  voir  plus 
grosses,  et  elles  mettent  en  doute,  avec  raison,  la  réalité  de  déter- 
minations qui  sont  contraires  an  bon  sens  *. 

275.  Les  gro.ssissements  que  j’ai  donnés  plus  haut  sont  an  con- 
traire parfaitement  réels;  ce  sont  bien  des  amplificalionsen  dinmèlre. 
.tvcc  l’objectif  n“  7,  chaque  centième  de  millimètre  est  réellement 
grossi  de  manière  à couvrir  10  millimètres,  le  n“  i do  manière  à en 
couvrir  i 12,  cl  ainsi  des  autres. 

271.  Le  seul  inconvénient  de  ce  moyen  d'obtenir  le  pouvoir  am- 
plifiant des  objectifs , c'est  de  ne  le  donner  qu'avec  un  sent  ocu- 
laire. Mais  comme  c'est  toujours  le  même  oculaire,  on  peut  ainsi 

' I^rdntT.  iniithAmaticion .malais»  qui  a laissi!  dos  Iravanx'do  vulgnrisalimi srion- 
iMiqiio  .r«soz  oripnatix,  disait  co  qui  suit  sur  co  sujet.  Ce  (|ui  prouve  que  los  diif- 
frrs  donnant  le  Ki’ussissement  des  instruments  d'optique  sont  exagéivs,  c’est 
IVxpérieneosuivanle  : prenez  un  niicroscoi>c  donné  comme  possi’danl  un  j^rossiss*»- 
inent  de  diamètre;  procurez-vous  un  mieroniétre  ol)j»*elif  formé  d’un  mir- 
limétiv  divisé  en  millièmes,  ce  qn’oii  j>et>t  avoir  faeileinenl  et  exactement  aii- 
jnui*d’hui.  Si  le  microscope  grossit  réellenicnt  1 ,000  fois,  U est  clair  que  les 
division.s  pnraltrtmt  larges  conime  des  millimètres,  eh  hieii,  jamais  dans  ce  cas, 
ou  ii’a  la  tHmsation  du  uiiliimètre  ; dans  quelqm's  instruments  anciens,  on  lu* 
pourra  même  {>as  séparer  Içs  traits,  parce  (pie,  tudèpendainm(Mit  de  l'i*rreur  do 
mesure,  il  y a à tenir  compte  d«î  la  valeur  du  fKiuvoir  oplhiue. 
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iHablir  les  (üfltTCitcps  absoliips  du  grossissenipiit  donné  par  chatpic 
objectir  aven  lui,  el  a|iproxinialivomeul  nolui  i|u‘on  obtient  avec  les 
autres  ornlaires. 

‘275.  Cet  oculaire  a de  5 cenliinèlrcs  à 5 centimètres  el  demi  de 
longueur,  el  il  l'ait  perdre  une  (juanlitè  de  lumière  assez  considé- 
rable pour  (pi'on  doive  le  considérer  comme  le  plus  fort  de  tous 
ceux  qui  peuvent  encore  être  employés  utilement  et  faire  repousser 
comme  plus  iniisible  ipi'utilc  tout  oculaire  grossissant  davantage. 
On  a par  conséquent  le  grossissement  le  plus  considérable  qui 
puisse  être  obtenu  avec  chaque  objectif,  (juant  aux  autres  oculaires 
plus  faibles,  ou  ne  peut  roimailre  qu'ap])ro\imalivement  (et  après 
avoir  riiabitudc  de  s'eu  servir  longtemps  ) quel  est  à peu  prés  Je 
grossis.seineut  qu'ils  dÿuuenl. 

.Ainsi,  lorsqu'on  indique  quel  est  robjectif  employé,  il  faut  dire 
comment  a été  pris  le  grossissement  qu'on  lui  attribue,  et,  de  plus, 
quelle  est  la  longueur  du  tube  el  de  l'oculaire  dont  on  a usé  avec 
lui  ; car  tous  les  modes  de  déterminer  le  gro.ssisseinent  donnés 
avant  le  précédent  sont  inexacts.  Mais  une  fois  qu’on  sait  qu'il 
a été  obleiiu  de  celle  manière  el  cpiel  est  le  numéro  de  l’oculaire 
dont  on  se  sert,  on  aura  un  guide  assez  précis. 

276.  Il  est  à remarquer  que  le  grossissement  ainsi  déterminé 
n'est  pas  celui  de  l’objeclif  seul , mais  de  tout  le  microscope,  ob- 
jectif et  oculaire.  C'est  l’image  qu’a  grossie  l'objectif,  réduite  par 
le  verre  de  champ  de  l’oculaire,  i|ui  eu  a rapproché  les  rayons  di- 
vergents, et  grossie  de  nouveau  par  le  verre  supérieur  qu'on  a sous 
les  yeux.  Mais,  comme  on  ne  peut  observer  sans  oculaire,  le  gros- 
sissement de  l'olijectif  seul  serait  tout  A fait  inutile. 

Ainsi,  lorsqu'on  parle  du  grossissement  d’un  objectif,  on  entend 
son  grossissement  avec  l’oculaire  micromètre  qui  a servi  A prendre 
sou  pouvoir  ampliliaul;  micromètre  que  nous  avons  vu  devoir  être 
adopté  coiniiic  le  plus  fort  de  ceux  qui  sont  d’un  emploi  encore 
utile.  C’est,  à |)roprement  parler,  le  grossissement  du  microscope 
avec  tel  objectif  (pi’il  faudrait  dire. 

A part  les  moj  eus  erronnès  dont  il  a été  question  (pages 'iO.'j  et  204), 
il  n existe  pas  encore  de  procédéqui  puisse  donner  le  grossissement 
de  chaque  objectif  avec  tous  les  oculaires  successivement. 

'277.  Hnfin,  il  ne  faut  point  passer  sous  silence  que  le  principal 
inconvénient  de  ce  procédé  gil  dans  la  difliculté  (|u’on  éprouve 
■I  obtenir  des  conslruclenrs  de  microscopes  des  oculaires  micro- 
melres  dont  le  verre  supérieur  grossit  exactement  dix  fois.  Toutes 
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les  causes  d’inexaclitiide  proviennent  en  effet  de.s  oculaires  ne  rem- 
plissant i>as  exactement  ces  conditions,  car  on  sait  que  lc.s  divisions 
dans  les  inicroinélres  objectifs  sont  faites  avec  une  précision  et  une 
rigueur  telles,  (]u’on  ne  doit  pas  chercher  là  les  sources  d’erreurs 
à cet  égard.  Il  est  pourtant  possible  de  faire  ces  lenlilles  avec  une 
exactitude  suffisante , ainsi  qu’on  peut  le  vérifier  par  la  compa- 
raison directe,  d’un  objet  d’une  grandeur  connue,  vu  avec  une 
loupe,  et  un  millimètre  vu  à l'œil  nu.  Ou  parvient  avec  le  temps 
et  des  essais  répétés  à donner  à ces  sortes  de  comparaisons,  fré- 
quemment employées  en  physique  expérimentale  , beaucoup  plus 
de  précision  qu'on  ne  le  croirait  avant  de  l'avoir  tenté.  ^ 

Toutefois,  cette  exactitude  du  pouvoir  amplifiant  n’est  jamais 
parfaite,  et,  avec  plusieurs  oculaires  micromètres  de  ce  genre  pré- 
parés avec  le  plus  grand  soin  par  les  seuls  opticiens  i|ue  j’aie  pu 
décider  à faire  ce  travail,  M.M.  Nacbet  et  fils,  j’ai  presque  toujours 
trouvé  des  différences  de  l'une  à l’autre  des  lentilles  supérieures 
devant  grossir  dix  fois.  C’est  ainsi,  par  exemple,  qu’en  essayant 
un  microscope,  ayant  trouvé  un  objectif  n“  5 qui  donnait  un  gi  os- 
sissement  de  cinq  cents  fois  à un  ou  deux  prés  avec  l’oculaire  mi- 
cromètre qui  l’accompagnait,  quatre  autres  oculaires  de  ce  genre 
m’ont  offert  des  différences  qui  sont  allées  à doiuior  avec  ce  même 
idijpctif  un  grossissement  de  53Ü  pour  le  plus  fort,  et  de  475  pour 
le  plus  faible. 

AKT.  VI.  DKS  DIPFÉRE.XTS  HOÏE.XS  DE  MESURER  LE  DUHÊTRE 

DES  OBJETS  HICROSCOPIQUES. 

278.  11  y a plusieurs  procédés  qui  permettent  d’obtenir  le  dia- 
mètre absolu  dos  objets  étudiés  au  microscope,  et  tons  sont  à peu 
près  également  exacts;  il  n’y  a réellement  qu’à  choisir  entre  les 
plus  commodes  et  les  plus  rapides. 

J’indiquerai  en  pi-omier  lieu  le  procédé  fondé  sur  la  connais- 
sance du  pouvoir  amplifiant  des  objectifs,  quoique  jusqu’à  jirésent 
il  n’ait  jamais  été  mis  Tin  usage,  parce  qu'on  ne  connaissait  pas 
de  moyen  pour  obtenir  exactement  ce  pouvoir  amplifiant.  C’est  le 
plus  simple  et  le  plus  exact  en  même  temps  que  le  plus  rapide  de 
tous  et  celui  qu’il  faut  adopter  en  pratique. 

279.  Il  consiste  à substituer  l'oculaire  micromètre  à l’oculaire 
servant  en  ce  moment  à l’examen  d'un  objet,  puis  à constater  com- 
bien il  faut  de  ses  divisions  pour  couvrir  l'image  de  cet  objet.  Le 
volume  de  ce  dernier  sera  exprimé  par  une  fraction  dont  le  nu- 
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meraleitr  est  le  nomlire  des  divisions  de  l'oculaire  rnicronièlre  que 
recouvre  l'jmnge  cl  dont  le  dénominateur  e.sl  le  chiffre  qui  exprime 
le  pouvoir  amplifiant  du  microscope  avec  l'ohjectif  employé,  l’our 
faciliter  la  comparaison  du  volume  des  objets , on  réduit  cette 
fraction  en  fractions  décimales. 

Ainsi,  par  exemple,  avec  l'objectif  n"  i de  l’un  de  mes  mici-o- 
scopes,  dont  le  pouvoir  amplifiant  est  400,  l'image  d'un  globule 
de  sang  recouvre  trois  divisions  du  rnicromélre  oculaire;  il  égale 
donc  Ô/400''*  deinilliinètre,  ou  O^^.OOT.  (le  procédé  est  très-simple; 
il  suffit,  pour  l'employer,  d’avoir  fait  d'avance  une  table  des  gros- 
sissements des  objectifs  du  microscope,  pris  de  la  manière  indiquée 
plus  haut  (pages  '210-211). 

280.  Il  existe  un  autre  procédé  qui  permet  de  mesurer  le  dia- 
mètre des  corpuscules , lors  même  qu’on  ne  connaît  pas  le  pouvoir 
amplifiant  du  système  représenté  par  l’oculaire  cl  l'objectif  em- 
ployés. Pour  le  mettre  à exécution,  on  se  sert  de  l’oculaire  micro- 
mètre qui  accompagne  ordinairement  les  microscopes  tels  que 
les  livrent  les  opticiens.  Il  est  compo.sé  d'un  centimètre  tracé  sur 
verre  et  divisé  en  100  parties  ou  dixiémes  de  millimètre,  qui  est 
placé  au  foyer  d’un  oculaire  faible,  long  de  5 centimètres,  et  dont 
le  verre  supérieur  grossit  seulement  six  à sept  fois  ; en  sorte  que 
les  divisions  du  rnicromélre  sont  écartées  l’une  de  l'autre  de  6 à 
7 dixiémes  de  millimètre.  Du  reste,  le  grossissement  du  verre 
supérieur  est  indéterminé  et,  par  conséquent,  aussi  récarlement 
des  divisions  du  rnicromélre;  il  est  inutile  de  le  connaitre  ; il 
suffit  que  ce  soient  des  divisions  également  écartées  l'iiiie  de  l'au- 
tre, peu  importe  de  quelle  quantité. 

Voici  comment  ou  l'emploie  : on  détermine  combien  de  divisions 
de  cet  insti'uinent  sont  nécessaires  pour  couvrir  chacun  des  cen- 
liémen  de  millimétré  du  micromètre  objectif,  préalablement  placé 
au  foyer;  et  si,  par  exemple,  il  en  faut  trois,  il  devient  évident  que 
cbacune  d’elles  vaut  l/ôOO'  de  millimètre  ou  1/3  de  centième  de 
millimètre,  et  ainsi  des  autres.  ' 

Mais  il  est  rare  qu’un  certain  nombre  des  divisions  du  micromètre 
oculaire  coiiicideut  exactement  avec  celles  du  micromètre  objectif, 
cl  lors  mémo  qu’on  le  croit,  la  superposition  n’est  presque  jamais 
exacte.  Il  faut,  par  conséquent,  tenir  compte  des  fractions  et  pour 
cela  diviser  le  nombre  100,  qui  est  celui  des  divisions  totales  du 
micromètre  oculaire  , par  le  nombre  des  centièmes  do  millimètre 
qu'il  recouvre  sur  le  micromètre  objectif.  Le  chiffre  obtenu  in- 
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diqiie  la  vnipiir  de  cliaciue  division  du  iiiicroniètre  oculaire,  7'elali- 
veiiient  à l'objeclif  employé,  il  faut  se  faire  une  table  de  celte 
valeur  relative  des  divisions  du  microuièire  oculaire,  pour  tous  les 
objectifs  successivement , et  ou  l'emploie  comme  ou  le  fera  t du 
grossissement  réel  des  objectifs,  d’après  la  méthode  indiquée  dans 
le  paragraphe  pi'écédeul;  pourvu,  bien  euleiidii,  que  dans  la  me- 
sure du  volume  des  corpuscules  ou  se  serve  toujouisî  du  même 
micromètre  oculaire  qui  a servi  à faire  la  table. 

Ainsi,  par  exemple,  supposons  que  pour  l'objeclif  u*  4 chaque 
centième  de  millimèire  du  microm-dre  objectif  recouvre  trois  divi- 
sions plus  une  Irar.lioii  du  micromètre  oculaire.  Par  le  procédé 
qui  vient  d'ètre,  décrit,  on  obtient  lé  chifl’re  5Î>7,  c’est-é-dire  que 
chaque  division  du  micromètre  oculaire  vaut,  avec  l'objeclif  n“  4 
ci-dessus,'  f/357"  de  nullimètre.  Si  l'on  étudie  le  sang  avec  cet 
objectif,  on  trouve  que  chaque  globule  recouvre  deux  divisions 
et  demie  du  micromètre  oculaire,  soit  2,.'ï0/ô57'"  de  luillimétre  ou, 
en  réduisant  eu  fraction  décimale,  qu’il  a 0“'",007. 

281.  On  pourrait  placer  dans  l’oculaire  micromètre  toute  espèce 
de  divisions  qu’on  voudrait,  et  le  résultat  détinit'f  serait  toujours 
le  même,  pourvu  que  ces  divisions  fussent  à une  distance  égale 
l’une  de  l’autre.  Mais  cet  oculaire  est  toujours  très-faible,  son  verre 
supérieur  ne  grossit  guère  que  six  ou  sept  fois  au  plus.  Il  eu 
résulte  un  inconvénient  que  n’a  pas  1 oculaire  micromètre,  dont  le 
verre  supérieur  grossit  dix  fois,  c’est  que,  ses  divisions  n’étant  pas 
très-écartées  l’une  de  l’autre,  on  voit  difficilement  si  1 objet  en 
recouvre  deux,  trois,  etc..,  plus  une  fraction.  De  plus,  grossissant 
fort  ]ieu  l’objet,  ou  ne  fait  pas  grande  attention  à ces  fractions, 
surtout  quand  il  s’agit  de  corps  très-petits. 

Cependant,  dès  qu’oif  n’en  tient  pas  compte,  il  en  résulte  des 
erreurs  qui  portent  sur  le  chiffre  des  millièmes,  ou  quatrième 
cbilTre  des  fractions  décimales  , qui  est  important  lorsqu’il  s’agit 
de  globules  n’ayant  que  quelques  millièmes  de  millimètre  de 
diamètre  : tels  sont  ceux  du  sang,  de  la  lym|)he,  etc.,  et  beau- 
coup de  libres.  Il  y a quelquefois  une  différence  telle  entre 
Je  chiffre  obtenu  pour  le  diamètre  d’un  objet,  en  suivant  le  pre- 
mier procédé  (g  279)  et  celui  indiqué  par  les  auteurs,  ipi’il  est  à 
croire  qu’en  prenant  la  valeur  relative  des  divisions  du  inicro- 
inètre  oculaire  pour  chaque  objectif,  on  n'a  pas  tenu  compte  des 
fractions  de  centièmes  de  millimètre,  d’après  la  méthode  indiquée 
ou  paragraphe  précèdent. 
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282.  On  a dû  remarquer  que  le  procédé  pour  obtenir  le  dia- 
mètre des  olijiTs  microscopiques,  décrit  an  g 280,  exige  la  même 
opération  préliminaire  que  celle  qui,  avec  un  oculaire  tliicrométre, 
grossissant  exactement  dix  fois  au  lieu  de  six  ou  si  pt,  sert  à donner 
le  pouvoir  amplifiant  du  microscope  et  ensuite  à calculer  ïé  dia- 
mètre des  corps  étudiés. 

Il  ne  faudrait  pas  croiie,  d'après  cela,  que  le  chiffre  (I;ô5  T*  pour 
l’objectif  n“  -i  pris  comme  exemple)  obtenu  avec,  l'oculaire  micro- 
mètre, grossissant  six  ou  Sept  fois  et  qui  exprime  la  valeur  relative 
de  chacune  de  ses  divisions,  indique  aussi  le  vt’*ritable  grossisse- 
ment de  l’objectif  combiné  à col  oculaire  faible,  de  la  même  ma- 
uière  que  le  chitïre  (iOO  pour  le  mcine  u“  \)  obtenu  avec  l’oculaire 
fort  indique  le  pouvoir  amplinaiit  réel  (voy.  p.  209  etsuiv  ). 

Le  chifire  qu’on  obtient  ainsi  est  beaucoup  plus  fort  (tine  fois  et_ 
demie  au  moins)  que  le  véritable  pouvoir  amplifiant  de  cotte  com- 
binaison. Ce  grossissement  réel  est  400  avec  l’objectif  n“  4 pris 
comme  exemple,  tandis  qu’avec  cet  oculaire  micromètre  faible  il 
n’est  que  de  200  fois  environ. 

Un  peut  s’assurer  de  cela  par  un  examen  comparai  if  et  direct  du 
micromètre  objectif  ou  de  divers  corpuscules,  examen  fait  successi- 
vement avec  les  deux  oculaires  placés  allernativemenl  sur  le  même 
objectif.  Il  est  facile  de  reconnaitre  que  les  corps  ou  les  divisions  en 
centièmes  du  niicromélre  objectif  sont  deux  fois  plijis  larges  en- 
viron avec  l’oculaire  micromètre,  dont  le  verre  supéiieur  grossit 
dix  fois,  qu’avec  celui  qui  grossit  six  ou  sept  fois. 

On  voit  cependant  que  l’opération  indiquée  plus  haut  (g  279) 
donne  iOd  avec  le  premier,  ce  qui  est  bien  le  gros.sissement  réel, 
puisque  chaque  centième  de  millimètre  est  rendu  égal  à 4 milli- 
mètres, et  elle  donne  néanmoins  le  chiffft!  voisin  et  comparative- 
ment énorme  de  3Î)7  avec  l’oculaire  le  plus  faible. 

On  pourra  encore  constater  que  le  volume  des  objets  ou  l’é- 
cartemout  des  divisions  du  micromètre  objectif,  vus  avec  l’objectif 
u“  5 et  l’oculaire  faible,  ne  sont  pas  plus  grands  qu’avec  un  objectif 
faible  comme  le  n"  2,  qui,  avec  l’oculaire  micromètre  grossissant 
dix  fois,  donne  un  grossissement  exact  de  200  diamètres. 

Ce  genre  de  comparaison  fait  avec  soin  est  susceptible  de  beau- 
coup de  précision  et  donne  des  résultats  analogues  avec  tous  les 
objectifs  pris  run  après  l’autre  comme  exemple. 

Ces  différences  reconnaissent  pour  cause  la  longueur  du  tube  des 
divers  oculaires  micromètres, dont  le  plus  faible  étant  très-long  reçoit 
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sur  son  verre  de  cliamp  les  faisceaux  qui  doivent  former  l’image 
avant  qu'ils  aient  heauconp  divergé  (v.  p.  12o  et  197).  Dans  l'o- 
culaire micromètre  fort  dont  le  tube  est  bien  plus  court,  les  rayons 
beaucoup  plus  divergents  vont  former  une  image  plus  grande  au 
foyer  de  son  ven’e  oculaire  que  dans  l'autre.  Il  en  résulte  (|ue  la 
variation  d'élendue  à laquelle  l’image  du  micromètre  objectif  est 
soumise  par  le  rerre  île  champ  u'est  pas  proportionnelle  à celle  du 
micromètre  oculaire  qui  est  grandi  six  ou  sept  fois  dans  un  cas,  et 
dix  dans  l'autre.  Kn  conséquence,  le  quotient  de  la  division  du  terme 
100  (nombre  des  divisions  du  micromètre  oculaire)  par  un  cbiffre 
variable  (tiré  du  nombre  qu’il  recouvre  des  divisions  du  micromètre 
objectif)  qui  a varié  de  grandeur  proportioimellemenl  au  premier, 
doit  présenter  (jes  différences  qui  sont  considérables,  comme  on 
le  voit. 

.Malgré  cela,  ou  obtient  le  même  chiffre  pour  le  diamètre  des  ob- 
jets en  suivant  rune  ou  l'autre  méthode,  sauf  les  erreurs  dont  est 
surtout  susceptible  la  dernière;  dans  celle-ci,  en  effet,  l'objet  à 
mesurer  ne  faisant  que  remplacer  le  micromètre  objectif,  il  se 
trouve  soumis  à la  même  cause  de  variation  que  lui,  puisque  son 
image  est  reçue  par  le  même  oculaire  micromètre,  dont  la  longueur 
différente  de  l’un  à l’autre  est  cause  unique  des  diflérences  in- 
diquées ci-dessus. 

(Juant  au  vçrre  ocidaire  supérieur,  son  influence  est  nulle,  puis- 
qu’il grandit  en  même  temps  et  l'image  qui  est  concentrée  à son 
foyei'  par  le  verre  de  champ  et  le  micromètre  placés  ce  même  foyer. 

283.  Il  y a encore  plusieurs  autres  manières  de  prendre  le  dia- 
mètre des  objets  qu'il  suffira  de  mentionner,  i;ar  elles  sont  bien 
moins  faciles  à employer,  et  il  en  a été  nécessairement  question 
é propos  du  grossissement  du  microscope.  Tel  est  le  procédé,  de 
Hooker  mentionné  plus  liant  (p.  203  à 20i). 

On  peut  aussi  prendre  avec  un  compas  le  diamètre  des  images 
données  par  la  chambre  claire  et  diviser  ce  aïombre  par  celui 
qui  a été  obtenu  préalablement  comme  indiquant  le  pouvoir  ampli- 
fiant du  microscope,  d’après  le  procédé  de  la  chambre  claire  décrit 
précédemment  (page  203).  (juoique  nous  ayons  reconnu  que  ce 
chiffre  est  beaucoup  trop  fort,  l’objet  étant  grandi  en  même  pro- 
portion , le  résultat  pourrait  être  exact  s’il  n’y  avait  beaucoup  de 
causes  d’erreurs  ducs  à la  difficulté  de  toujours  mesurer  l’image 
de  l'objet  à la  même  distance  de  la  chambre  claire,  c'est-à-dire  à 
l’endroit  où  primitivement  avaient  été  déterminées  les  divisions  du 
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inicrouit'Ire  olijeclif  poiir  obtenir  le  |iréleiulii  pouvoir  amplifiant. 
Ce  procédé,  du  reste,  est  moins  lacile  à employer  que  les  précé- 
dents. 

Il  faut  rejeter  au.ssi  coininc  moins  commodes  et  idus  longues,  et 
probablement  plus  inexactes  que  les  méthodes  indiquées  plus  liant, 
celles  qui  consistent  à comparer  les  objets  à des  grains  de  pou.s- 
siére,  des  tils  de  soie  tirés  du  cocon,  des  fils  métalliques,  etc., 
comme  le  faisaient  beuwenboeck,  Jurine,  etc.  ; lils  dont  le  dia- 
mètre était  pris  d'avance , et  ipi’on  plaçait  dans  la  préparation, 
é côté  des  objets  dont  ou  voulait  mesurer  l’épaisseur. 

.Nous  ne  mentionnerons  de  nouveau  que  pour  mémoire  la 
mesure  des  objets  à l'aide  d'oculaires  portant  deux  pointes  mises  en 
mouvement  par  des  vis  micrométriques,  et  placées  au  loyer  du  verre 
su|iérieur  de  l'oculaire. 

Il  en  est  de  même  pour  les  vis  micrométriques  adaptées  à la  pla- 
tine du  microscope,  et  faisant  marcher  le  |iorte-objel  ; de  telle  sorte 
que  le  nombre  des  tours  du  pignon  de  la  vis  imlitpie  en  fractions  de 
millimétré  le  diamètre  du  corps  étudié,  (pii  a préalablement  (•té 
placé  de  manii're  qu'un  des  bords  de  son  image  soit  au  contact  d'un 
fil  de  soie  situé  au  foyer  du  verre  supérieur  de  l’oculaire,  et  sous 
lequel  on  fait  jiasser  l’objet  tout  entier  à l'aide  des  monvemenis 
circiilairc's  imprimés  au  pignon. 

Tous  ces  appareils  sont  loin  d’élre  aussi  précis  que  les  autres;  ils 
sont,  en  outre,  coûteux,  difiiciles  à employer,  et  les  vis  se  détério- 
rent très-facilement,  (’e  .sont  des  instriimenls  de  curiosité,  mais 
à peu  prés  inapplicables  en  pratique. 

Notons  enfin  que  beaucoup  d’observateurs,  depuis  llertel, 
en  1716,  jusqu’à  liO  Haillif,  en  1S20.  mesuraient  les  curpiisriiles 
sous  le  microscope  à l'aide  de  microméln^s  faisant  fonction  de 
[lorte-objels,  à lignes  parallèles,  se  coupant  ou  non  à angle  droit. 
Supposons  l’un  d’eux  divisé  en  100"  de  millimètres.  Ou  comprend 
aisément  qu'un  objet  qui  occupe  deux  de  ces  intervalles  a une  lar- 
geur de  lanllis  qu'un  autre,  (pii  en  remplit  h,  a une  dimen- 

sion de  de  millimètre. 

(Juelque  avantageuse  que  puisse  d’abord  iiaraiire  cette  méthode, 
elle  présente  de  grands  inconvénients,  de  sorte  qu’on  ne  s’en  sert 
plus  aujourd'hui.  D’abord,  la  pelili'sse  d'une  foule  d'objets  exige 
l'emploi  de  micromètres  à divisions  Irés-lines,  et  cbers  par  con- 
séquent. Insuite,  le  nettoiement  les  altère  et  les  use  vile.  Kii  outre, 
et  c’est  là  un  fait  plus  important,  les  objets  que  l’on  veut  mesurer 
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inasquont  les  divisioii.s,  ou  se  Iroiiveiit  soiivenl dirigés  ol>lii)iiement 
eLiion  perpeudieiilairemeiit  par  rapport  aiiv  divisions.  Enfin,  on  a 
souvonl  à calculer  des  rrac.lioiis  d’inlervalle  telles,  que  l'aul  peut 
facilement  coinnieltro  des  erreurs. 


DEÜXIKMI'  SECTION 

DES  INSTRUMENTS  ET  DES  APPAREII.S  ACCESSOIRES  DONT  LES  ÉTUDES 
MICROSCOPIQUES  DEMANDE.M'  L'EMPLOI 

285.  Les  faits  exposés  dans  les  chapitres  précédents  ont  déjà  fait 
comprendre  qu'il  est  un  certaiti  nombre  d'a|q>areils  et  d'instruments 
fort  ditférents  les'uns  des  autres,  sans  le.squels  l'emploi  dn  micro- 
scope est  habituellement  iinpo.<sible.  Il  en  est  parmi  eux  ijui,  ainsi 
qu'on  le  verra,  peuveni,  selon  leur  nature  et  selon  les  convenances 
de  chacun,  être  placés  dans  la  boite  même,  livrée  par  les  construc- 
teurs avec,  chaque  microscope,  ou  dans  une  caisse  séparée,  quand 
l'observateur  sC  p’ropose  de  voyager.  Iles  lames  de  verre,  des  aiguilles 
à di.ssection,  des  scalpels,  des  ciseaux  fins  et  des  pinces,  tels  sont 
les  instruments  sans  lesquels  l'usage  du  microscope  est  impossible 
et  qui  doivent  être  acquis  en  même  temps  que  ce  dernier.  Quant 
aux  autres,  on  peut  attendre  les  exigences  des  observations  que  l'on 
poursuit  pour  se  les  procurer. 

286.  l’armi  ces  instruments,  il  en  c.st  dont  l'usage  est  spécial  aux 
recherches  microscopiques,  à l'éclairage  ou  au  dessin  des  objets, 
et  d'autres  dont  l'emploi  est  commun  aux  éludes  anatomiques  et 
physiologiques  ordinaires  et 'aux  études  chimiques.  Il  sera  fait 
mention  de  ces  insti'umenis  dans  autant  de  chapitres  distincts,  mais 
une  section  particulière,  la  suivanle,  sera  exclusivement  réservée  à 
l'indication  des  agents  chimiques  <pii  sont  les  auxiliaires  indispen- 
sables du  microscope  envisagé  autrement  (pie  comme  objet  de  cu- 
riosité. Il  existe  de  plus  quelques  appareils  dont  l’usage  est  telle- 
ment spécial  à tel  ou  tel  ordre  de  recherches  qu'il  n'en  sera  fait 
mention  que  dans  les  seclions  où  il  sera  traité  de"  ces  dernières. 
Enfin  il  y a un  si  grand  nombre  de  variétés  de  la  plupart  de  ces 
sortes  d'instruments  et  chaque  observateur  peut  les  modifier  de 
tant  de  manières,  que  ceux-là  seulement  qui  sont  vérilahlement 
nécessaires  devront  être  décrits. 
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ARTtCI.E  I.  — DES  TABLES  DE  TRAVAIL. 

287.  La  première  prèocciipalioii  de  toute  pei'sonne  qui  possède 
un  microscope  doit  être  de  choisir  une  table  convenable,  pouvant 
être,  autant  que  possible,  placée  à demeure  dans  une  pièce  de 
travail  facile  à éclairer.  Le  microscope  ou  les  microscopes  resteront 
sur  celle-ci  entourés  des  divers  instrumênts  dont  ils  exigent  l’em- 
ploi, de  manière  à se  prêter  sans  perle  de  temps  à toute  observa- 
tion devenue  nécessaire  et  au  dessin  des  objets  étudiés.  Elle  sera 
pourvue  de  tiroirs  disposés  de  manière  à être  ouverts  sans  déran- 
gement de  robscrvateur  pendant  le  travail  et  destinées  à'  contenir 
des  instruments,  etc. 

La  stabilité  de  la  table  et  de  l’instriunent  sur  celle-ci  sont  les 
premières  conditions  qui  doivent  être  remplies.  En  seconil  lieu, 
sa  surface  doit  être  noire  et  de  ton  mat  ou  au  moins  très-foncé  ; 
toute  lumière  blanche  ou  hrillante  rêllécdiie  dans  I’omI  amène  on, 
effet  une  prompte  fatigue  et  enlève  à la  rétine  la  sensibilité  né- 
cessaire pour  l’observation  des  lignes  lines  et  pAles  qu’il  s’agit 
de  discerner. 

11  est  utile  cependant,  pour  bien  des  études  anatomiques,  d’avoir 
à côté  de  la  place  habiliielleinent  occtipée  par  le  microsi  ope  sur 
cette  table,  une  plaque  de  glace  polie,  ronde  ou  carrée,  fixée  par 
incrustation  dans  le  bois;  elle  peut  avoir  une  largeur  de  10  à 20 
centimètres  environ.  La  plaque  est  incrustée  de  manière  à se  trou- 
ver bien  de  niveau  avec  le  reste  de  la  table  ; puis  le.  fond  de  la  dé- 
pression qu'elle  comble  exactement  est  coloré  en  blanc  ou  en  trois 
bandes  peintes  en  blanc,  rouge  et  vert,  oti  iniivix  encore  il  est  divisé 
en  quatre  carrés  de  ces  trois  couleurs,  plus  un  autre  noir.  Parfois 
on  se.  borne,  sur  les  tables  dont  le  bois  n’est  pas  noir,  à incruster 
simplement  une  lablelle  d’ardoise  polie.  On  peut  remplacer  la  pein- 
ture par  du  papier  ou  une  étoffe  de  couleur  placés  sous  la  plaque 
de  verre  indiquée  plus  baul. 

Eu  faisant  les  préparations,  on  fait  glisser  la  lame  porte-objet 
sur  telle  ou  telle  des  portions  de  la  table  ainsi  colorées,  de  ma- 
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niérc  à co  (|iie  Ip.s  objets  déjà  presque  invisibles  à l'œil  nu  ou  Irès- 
Iransparents  que  l’on  sépare  les  uns  des  autres,  devieinieut  plus 
facilement  apercevables  par  opposiliou  entre  leur  leiiilo  et  celle  du 
fond  sous-j  cent. 

288.  Ou  comprend  que  la  grandeur  et  la  forme  des  tables  devront 
varier  suivant  les  convoiauces  personnelles  et  suivant  (|u'elles  se- 
ront destinées  à de  simples  recherches  ou  eu  même  temps  aux  dé- 
monsU'atious  d'un  cours.  Dans  ces  dernières  circonstances,  on  peut 
donner  aux  tables  une  forme  circulaire  et  leur  faire  porter  deux 
petits  rails  sur  lesquels  courent  des  tablettes  à roues  eu  métal  bien 
poli  ou  en  caoutchouc,  permettant  de  faire  passer  d'une  personne 
à l’autre  le  microscope  .sous  lequel  est  fixée  une  préparation  desti- 
née à être  montrée  à pliisieui’s  observateurs.  Mais  ce  mode  de 
démonstration  ii'est  applicable  (pi’à  l'examen  des  objets  pouvant 
être  étudiés  à l’aide  d’un  faible  grossissement,  et  encore  souvent  la 
préparation  se  déplace  de  manière  à ne  plus  montrer  les  mémos 
détails  dés  que  le  microscope  a parcouru  un  mètre  ou  deux  de  ce 
|>elit  chemin  de  fer. 

La  table  adoptée  sera  munie  de  tiroirs  destinés  à protéger  tous 
les  objets  qui  craignent  la  poussière,  puis  les  provisions  de  la- 
melles, les  accessoires'  du  microscope,  divers  instruments,  les 
linges  destinés  à les  essuyer,  etc.  Sur  celte  table  seront  en  outre 
de  petits  globes  et  des  verres  renversés  pour  protéger  les  portions 
de  tissu  üii  certaines  préparations  Iraiches  ou  eu  voie  d’exécu- 
tion, etc.  A l’une  de  scs  extrémités,  mais  à portée  de  la  main,  sera 
la  boite  à réactif,  fermée  ou  non. 

ARTICLK  II.  DES  PLAQUES  OC  LARES  DE  VEnRE. 

289.  Les  instruments  les  plus  nécessaires  aux  recherches,  après 
la  table  qui  doit  porter  le  microsco|)e,  sont  les  lames  de  verre. 

Ües  lames  ou  bandes  vorte-ohjets, 

290.  Les  unes  dites  lames  ou  bandes  jiorte-objels  doivent  être  en 
verre  à glace  parfaitement  poli , et  planes  sur  les  deux  faces.  Les 
pla(|ues  faites  simplement  en  verre  à vitre  ne  valent  rien  en  raison 
des  petites  saillies  de  leurs  surfaces,  des  bulles  d’air  et  des  impu- 
retés contenues  dans  leur  épaisseur,  comme  dans  tou.s  les  verres  de 
mauvaise  qualité.  De  plus,  il  est  rare  qu’elles  ne  soient  pas  un  peu 
courbées,  ce  qui  fait  ipi’elles  oscillent  sur  la  platine  (qui  est  parfai- 
tement horizontale)  dés  qu’on  les  touche  d’un  seul  côté  à la  fois. 
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C'est  là  un  grave  inronvénieiit,  en  ce  que  l’olqet  cesse  à chaque 
instant  d’être  au  foyer  ou  sort  du  chainp  du  microscope  par  suite 
du  glissement  tro|>  facile  de  la  lame. 

Il  est  1)011  que  ces  plaques  de  verre  poli  soient  passées  à rémeri 
sur  les  bords  cl  aux  angles.  Il  suffit  d'en  avoir  une  douzaine  au 
plus  pour  l'examen  habituel,  en  dehors  d'une  provision  destinée 
aux  préparations  à conserver.  L’épaisseur  de  ces  lames  est  de  1 
ou  de  2 millimétrés.  Il  est  bon  qu'elles  soient  de  même  épaisseur 
dans  toute  provision,  alin  de  ne  pas  être  obligé  d'élever  ou  d'abais- 
ser l'objectif  chaque  fois  que  l’on  remplace  une  préparation  par 
une  autre,  ainsi  que  cela  est  à chaque  instant  nécessaire  dans  les 
' retdierches  scioutirHiues.'  Il  en  faut  aussi  avoir  qui  n’ont  qu’un 
demi-millimêtre  environ  d’épaisseur.  Elles  seront  réservées  pour 
l’examen  des  embryons,  des  annélides,  des  acariens,  etc.,  dont 
les  préparations  doivent  être  étudiées  .successivement  sur  les  deux 
faces  à l’aide  d'assez  forts 'grossissements.  Irur  minceur  permet 
de  retourner  la  prépuratioiij^  de  manière  à incllre  en  bas  la  face 
qui  était  d’abord  supérieuie  et  qui  est  couverte  d’une  lamelle 
mince.  Ün  protège  celle-ci  et  on  évite  la  compression  de  l’objet 
préparé  en  faisant  reposer  les  extrémités  delà  grande  lame  sur 
un  anneau  en  laiton,  en  carton  ou  en  gntta-percha,  à bords  polis, 
qu’on  pose  à volonté  sur  la  platine  du  microscope. 

291.  Les  lames  porte-objets  destinées  aux  préparations  que  l'on 
veut  conserver  doivent  être  les  mêmes  que  celles  qui  servent  aux 
observations,  parce  que  souvent  la  préparation  d’un  objet  étudié 
sans  idée  de  conservation  prévue  est  assez  bien  réussie  pour  que, 
chemin  faisant,  on  désire  lui  faire  prendre  place  dans  une  collec- 
tion. Sons  CCS  divers  rapports  , il  n’est  pas  indifférent  de  donner 
à ces  lames  telle  ou  telle  grandeur. 

.Au  point  de  vue  de  la  facilité  du  maniement,  de  la  possibilité  de 
faire  des  préparations  assez  larges  et  d’en  faire  deux  sur  le  même 
(forte-objet  (loiir  les  comparer  aisément  l’une  à l’autre,  etc.,  Tes 
laines  de  verre,  longues  de  72  à 75  millimétrés  et  larçes  de  24  à 
25  millimétrés , sont  préférables  à toutes  les  autres.  Telle  est 
la  grandeur  des  lamex  ou  bandes  sur  lesquelles  j’ai  toujours  vu 
faire  les  préfiaralions  depuis  I8i0,  en  France,  par  M.  bourgogne  et 
en  Angleterre.  Le  nom  de  bandes  anglaises  leur  est  parfois  donné 
chez  les  fabricants,  par  opposition  à des  bandes  plus  étroites  et 
plus  courtes  sur  lesquelles  se  vendent  les  préparations  communes  et 
qui  accompagnent  les  microscopes  é bas  prix  de  quelques  opticiens.^ 
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En  Allemagne,  la  grandeur  des  lames  est  généralement  infé- 
rieure aux  dimensions  notées  plus  haut , et  souvent  on  les  trouve 
longues  de  50  millimétrés  sur  58  à 40  de  large. 

C’est  en  se  guidant  sur  les  dimensions  données  plus  haut,  A 
1 ou  2 millimétrés  pi'ôs  (72  millimètres),  que  sont  faites  les  boites 
destinées  à conserver  les  colleclions,  et,  sous  e,e  rapport,  il  im- 
porte que  la  grandeur  des  porte-objets  soit  telle,  qu’ils  puissent 
entrer  dans  ces  dernières  et  y être  assez  immobiles  pour  pouvoir 
être  transportés  sans  oscillation. 

Deg  lames  minces,  lamelles  ou  couvre-objets. 

292.  Ces  lames  de  verre  sont  carrées  ou  mieux  circulaires, 
larges  de  15  à 25  millimètres  1/2  de  côté.  Elles  servent  à 
recouvrir  l’objet  ou  la  préparation  que  l’on  veut  étudier.  Leur 
épaisseur  doit  être  appropriée  au  grossissement  de  l'objectif  qu’on 
emploie.  Comme  plus  le  pouvoir  amplitlant  est  considérable,  plus 
est  courte  la  longueur  focale,  plus  aussi  doivent  être  minces  ces 
lamelles  de  superposition  dites  également  couvre-objets,  par  oppo- 
sition aux  bandes  porte-objet. 

Il  faut  avoir  trois  sortes  de  ces  lamelles  distinguées  par  leur 
épaisseur  : 1“  les  unes,  très-minces,  serviront  pour  les  deux  ou 
trois  objectifs  les  plus  puissants  ; 2°  les  autres , un  peu  plus  épais- 
ses, peuvent  être  mises  en  usage  avec  les  objets  d’un  pouvoir  am- 
plifiant moyen;  5°  les  dernières,  épaisses  d’un  dcnii-millimétre  ou 
un  pou  plus,  servent  pour  les  faibles  objectifs.  Du  reste,  en  dehors 
des  cas  dans  lesquels  il  faut  utiliser  de  ces  lames  épaisses  pour 
étudier  des  objets  résistants , exigeant  qu’on  les  soumette  A une 
certaine  pression,  l’on  arrive  A n’user  que  des  lames  les  plus 
minces  qui  permettent  d’examiner  un  môme  corps,  depuis  les  plus 
faibles  grossissements  jusqu’aux  plus  forts. 

293.  Ces  lamelles  doivent  être  tenues  dans  des  boites  qui  por- 
tent le  numéro  de  l’objectif  le  plus  fort  avec  lequel  elles  peuvent 
être  employées,  afin  de  reconnaître  immédiatement  qu’il  est  possible 
de  les  utiliser  avec  tous  les  jeux  de  lentilles  d’nn  numéro  plus  faible. 
Lorsqu’on  étudie  un  objet  avec  un  faible  grossissement  et  qu’on 
pense  être  obligé  d’en  prendre  un  plus  fort  ensuite  ou  de  le 
conserver,  il  faut  recouviir  de  suite  la  préparation  avec  une  la- 
melle des  plus  minces,  car  on  détruit  ordinairement  celle-IA  quand, 
étant  achevée,  on  change  le  premier  couvrr'-objet. 

l’our  l’étude  ou  la  conservation  des  embi'yons,  des  annélides,  de 
C.  l’iiiHii.  — Microscope.  15 
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diverses  algues,  etc.,  de  certaines  coupes  du  rein,  de  la  langue, 
du  cerveau,  etc.,  il  faut  avoir  quelques  bandes  longues  de  80  mil- 
limétrés ou  au  delà  et  larges  de  50  à 60  millimètres,  avec  des  la- 
melles minces  de  grandeur  appropriée. 

C’est  dans  ces  conditions  que  l’on  est  parfois  obligé  de  couper 
soi-ménie  les  verres  au  diamant,  ou  à l’aide  d’un  instrument  que 
possèdent  et  fournissent  les  constructeurs  de  microscopes  et  qu’on 
appelle  toumetle. 

294.  Ces  lames  minces  sont  faites  chez  les  verriers  par  insufflation 
d'une  boule  de  verre  jusqu’à  un  diamètre  tel,  que  la  matière  ait  la 
minceur  voulue,  l.e  fabricant  développe  ensuite.,  à une  chaleur  suffi' 
santé  ce  ballon  en  un  plateau  |)lus  ou  moins  plan,  généralement 
faisant  partie  d’une  sphère  creuse  dont  le  rayon  est  assez  grand 
pour  que  les  feuilles  découpées  dans  ces  plateau.v  paraissent 
planes.  Ce  sont  elles  que  les  verriers  livreiit  aux  opticiens  et  aux 
préparateurs  qui  les  découpent  en  lamelles  de  suiicrjiosiliun  ou 
couvre-objet  de  telle  ou  telle  largeur.  Or,  celles-ci  ne  sont  encore 
que  des  portions  d’une  sphère  et  ne  sont  pas  absolument  planes. 
Aussi,  en  examinant  du  sang  ou  quelque  liquide  contenant  do  très- 
petits  corpuscules , on  s’aperçoit  parfois  si  on  a placé  cette  lamelle 
sur  sa  convexité  ou  sa  concavité,  d’après  la  manière  dont  se  rangent 
les  globules  ou  dont  ils  se  déplacent  quand  on  appuie  sur  la  lamelle. 

295.  C’est  l’Angleterre,  la  maison  Chance,  de  Birmingham,  en  par. 
ticulier,  qui  fournit  à toute  l’Europe  à peu  prés,  les  feuilles  de  verre 
mince  servant  à faire  les  préparations'.  Elles  sont  livrées  sous  la 
désignation  des  numéros  1,  2,  5 et  4.  Colles  qui  s’emploient  le  plus 
sont  celles  qui  sont  désignées  par  le  n“  2 ; elles  ont  une  épaisseur 
de  deux  dixiémes  de  millimètre.  Colles  dites  du  n“  1 ont  une  épais- 
seur double  ; celles  qu’on  indique  par  le  n"  3 ont  un  dixiéme  de 
millimètre  seulement  d’épaisseur  ; les  plus  minces  enfin  (n“  4)  sont 
dites  impalpables,  parce  que,  brisées  entre  les  dents,'  leur  pous- 
sière ne  donne  presque,  aucune  impression  de  toucher  à ces  or- 
ganes et  à la  langue. 

* Dans  lu  seule  année  i808,  la  maison  Chance  a faliriqné  environ  400  livres 
anglaist's  de  ce  vcri’c  mince,  wiil,  IH'2  kilopri'arnnies  à 455  grammes  par  livre 
anglaise.  Ces  cliilfivs  ont  élé  comiimniqnés  i»a.  M.  Chance  à N.  Nachel.  Or,  le 
kilogramme  de  ces  leuilles  de  verre  mince  donne  environ  5,000  verres  minces» 
df^het  dëful(|ué.  Il  s’agit  là  des  lamelles  de  Tépais-seur  inoyemie  et  de  la  grandeur 
géuéi’alerneul  adoptée,  de  18  à ‘20  iiiillinièti'e»;  ce  qui  fait  910,000  lamelles  em- 
ployées i>ar  les  raicrograpiics  dans  une  année.  Ces  chilfros  donnent  une  idée  du 
nombre  et  de  l'importance  des  travaux  raicix>gi*ap)ijques. 
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Des  soins  e.riyés  par  les  lames  de  verre, 

•2i)6.  11  faul,  dès  le  commeiiceinentde  ses  éludes  microscopiques, 
étudier  les  plaques  et  luniolles  au  microscope  indépendamment  de 
loule  préparation,  afin  de  ne  pas  prendre  pour  l’objet  qu’on  cher- 
che les  dilTérents  défauts  du  verre.  Ces  défauts  sont  des  raies  quel- 
quefois produites  accidentellement  ; des  points  rougeétres,  en  géné- 
ral oblongs , qui  sont  de  très-petits  creux  existant  à la  surface 
des  lames , et  remplis  par  l'émeri  et  l’oxyde  de  fer  qui  servent  au 
•polissage  de  certains  verres.  Ce  sont  enfin  des  fissures  invisibles  à 
l’œil  nu,  présentant  la  forme  d’étoiles,  de  lignes  courbes,  de 
cassure  écailleuse,  etc.  Elles  doivent  être  aussi  étudiées,  car  on 
voit  à chaque  instant  les  personnes  qui  sè  servent  du  micro- 
sco|>e  depuis  peu  ou  rarement,  prendre  ces  accidents  pour  quelque 
chose  de  particulier.  11  en  est  de  même  des  stries  formées  de  lignes 
courbes,  en  quelque  sorte  emboîtées  l’une  dans  l’autre,  que 
causent  les  aiguilles  et  autres  instruments  dur? qui  rayent  le  verre 
((uand  on  fait  certaines  préparations. 

Les  plaques  et  lamelles  doivent  être,  dans  l’intervalle  des  obser- 
vations, tenues  dans  une  soucoupe  à fond  concave  et  pleine  d’eau 
alcoolisée.  On  les  prend  en  les  ramenant  avec  le  bout  de  l’index  et 
on  les  nettoie  à fur  et  à mesure  des  besoins  au  moment  d’observer. 
L’eau  alcoolisée  conseillée  par  M.  Lebert  est  le  liquide  qui  en  rend 
le  nettoyage  le  plus  facile  et  le  plus  parfait;  on  les  débarrasse  ainsi 
avec  la  plus  grande  facilité  des  corps  gras  ou  autres,  et  on  évite  de 
les  briser  beaucoup  plus  qu’avec  tout  autre  liquide. 

Le  nettoyage  de  chaque  lamelle  doit  être  pratiqué  on  la  faisant 
glisser  entre  la  pulpe  du  pouce  et  celle  de  l'indicateur  d’une  main 
tenant  un  linge  fin  et  mou , de  manière  à vje.  que  les  extrémités  des 
doigts  se  correspondent  toujours  ; car,  dès  qu’elles  portent  à faux 
sur  les  faces  de  la  lamelle,  celle-ci  se  brise,  accident  commun  au 
début  des  manœuvres  de  ce  genre  et  signe  d’inexpérience. 

Dans  les  cas  assez  fréquents  où  à la  longue  la  surface  des  porte- 
objets  ou  des  lamelles  minces  se  couvre  de  dépùts  calcaires,  il  faul 
ajouter  de  l’acide  chlorhydrique  é l’eau  alcoolisée,  dans  laquelle 
on  les  laisse  tremper  avant  de  les  essuyer  pour  s’en  servir.  Si  ce 
sont  des  corps  gras  ou  résineux  qui  leur  adhérent,  il  faut  les  trem- 
per dans  l'ammoniaque,  l'alcool,  l’essence  de  térébenthine  ou  le 
chloroforme,  ou  encore  les  essuyer  avec  le  linge  fin  humecté  de 
tel  ou  tel  de  ces  liquides. 
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De  l'utilité  des  couvre-objets. 

297.  Disons  dès  à présent,  pour  ne  pas  être  amené  à le  répéter 
trop  souvent,  que  les  motifs  qui  obligent  de  recouvrir  d’une  la- 
melle la  plupart  dos  objets  examinés  sous  le  microscope,  sont  les 
suivants  : 

1“  Elle  protège  ces  objets  contre  les  contacts  qui  les  altéi'eraient 
et  contre  la  poussière  <]ui  les  salirait  dans  les  préparations  de 
collections. 

2"  Elle  empêche  l'évaporation  de  l'eau  des  corps  humides  prépa-' 
rés  et  surtout  des  divers  liquides  dans  lesquels  on  est  en  général 
obligé  de  placer  les  divers  objets  à étudier;  non-seulement  cette 
évaporation,  si  on  la  laisse  s'accomplir,  fait  changer  de  place  les 
corpuscules  et  les  altère  souvent,  mais  encore  le  fluide  se  èondense 
sur  la  lentille  inférieure  de  l’objectif,  en  bivèr  surtout,  de  manière 
à empêcher  le  passage  de  la  lumière  et  à attaquer  la  monture  des 
lentilles,  si  le  véhicule  est  acide. 

3°  Mais  l'usage  essentiel  du  couvre-objet  est  de  faire  que,  dans  les 
préparations  vues  à l'aide  delà  lumière  transmise,  la  surface  d'en- 
trée et  la  surface  de  sortie  des  rayons  lumineux  soient  parallèles.  Au- 
tienient  la  direction  de  ces  derniers  sortant  de  la  préparation  pour 
pénétrer  dans  l'objectif,  ne  serait  pas  parallèle  à la  direction  de 
leur  incidence;  ils  seraient  déviés  à leur  émergence  dans  l’air  en 
diverses  directions,  proportionnellement  aux  courbures  et  à l’irré- 
gularité des  surfaces  des  objets  qu’ils  traversent.  Tous  n'iraient 
plus  frapper  l'objectif,  ou  ne  lui  arrivant  plus  parallèlement,  ils  ne 
donneraient  qu'une  image  confuse  des  corps;  fait  de  la  réalité  du- 
quel il  est  facile  de  s’assurer  en  examinant  successivement  la  même 
préparation  à découvert,  puis  avec  une  lamelle  superposée,  dont  la 
présence  détermine  aussitôt  la  netteté  do  l’image  (V.  aussi  p.  92  à 93). 

298.  Ces  indications  nous  forcent  de  dire  aussi,  dès  à présent, 
que  cet  effet  du  couvre-objet  reste  très-incomplet  si  les  rayons 
émergeant  des  corpuscules  passent  dans  un  milieu  trop  peu  réfrin- 
gent par  rapport  à celui  qu’ils  représentent,  comme  l’air,  par 
exemple.  On  le  voit  quand  une  couche  d'air  reste  interposée  entre 
les  corpuscules  étudiés  et  le  couvre-objet.  C'est  là  une  des  raisons 
qui  font  qu’on  est  obligé  de  placer  les  corps  à observer  dans  un 
véhicule  liquide  dont  la  face  supérieure  ou  d’émergence  est  ren- 
due parallèle  A l’autre  par  la  superposition  du  couvre-objet.  Or,  on  le 
peut  d'autant  mieux  faire,  ue  la  dioptrique  nous  apprend  que  l’in- 
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dice  de  réfraclion  d'un  eorps,  par  rapporté  un  autre,  est  constant  et 
toujours  égal  au  rapport  des  indices  de  réfraction  de  ces  deux  sub- 
stances par  rapport  au  vide;  que,  par  conséquent,  si  l'on  superpose 
dilTérents  milieux  de  pouvoirs  réfringents  divers,  de  manière  à ce 
que  les  faces  d’entrée  et  de  sortie  soient  parallèles,  la  direction  de  la 
lumière,  sortant  de  l'ensemble  decesmilieux,  sera  toujours  parallèle 
à la  direction  de  sonincitfence,  et,  par  suite,  qu’il  n'y  aura  pas  la  dé- 
viation qui  existe  à l’émergence  dans  l’air  dans  le  cas  de  non-pa- 
rallélisme de  ces  surfaces  d’entrée  et  de  sortie. 

AnriCLB  III.  DES  LAMES  CHBt'SES  OD  A CDVETTF.  ET  DES  CELLULES 

A PRÉPARATIOM. 

299.  Ijimes  creuses. — A cété  des  lames  porte-objets  planes,  il  faut 
parler  de  celles  qui  sont  creusées  d’une  dépression  ovale  ou  circu- 
laire d'une  profondeur  et  d’une  largeur  proportionnelles  à l’épais- 
seur et  à la  largeur  de  la  lame  même.  On  peut  se  les  procurer  chex 
les  opticiens  el  chez  les  préparateurs  d’objets  microscopiques. 

L’excavation  remplie  d’eau  et  recouverte  d’une  lamelle  mince 
permet  d’examiner  à de  forts  grossissements  et  sans  compression 
les  premiers  phénomènes  de  l’évolution  ovulaire  des  batraciens,  de 
quelques  poissons,  des  glossiphonies  et  d’autres  annélidcs,  ainsi 
que  les  organes  de  divers  invertébrés  do  petit  volume. 

En  plaçant  contre  la  lame  creusée  une  lame  plane  épaisse,  de 
même  grandeur  que  la  dépression,  on  peut  conserver  dans  l’air  des 
acariens  vivants  ou  d’autres  invertébrés  et  les  observer  plus  ou 
moins  longtemps.  Il  faut  pour  cela  maintenir  la  lame  superposée  à 
l’aide  de  deux  ressorts  formés  d’une  petite  bande  de  maillechort  ou 
de  laiton  repliée  deux  fois  sur  elle  -même  à angle  droit. 

300.  Porte-objet  de  Balbiani.  — Il  se  compose  d’une  lafne  de 
cuivre  polie,  longue  de  86  millimètres,  épaisse  de  5,  et  d’une  lar- 
geur qui  varie  d’une  moitié  à l’autre,  de  32  à 57  millimétrés.  Cette 
lame  présente,  au  milieu  d’un  de  ses  crtlés,  une  large  échancrure 
irrégulièrement  quadrilatère.  L’un  des  bords  de  cette  échancrure 
porte  une  branche  immobile  garnie  de  deux  pinces  h mors  élasti- 
ques ; le  bord  opposé  présente  une  pince  unique  à l’extrémité  d’une 
branche  coudée  à angle  droit  qui  peut  se  mouvoir  horizontalement 
dans  une  demi-rainure  à la  manière  d’un  verrou,  et  permet  de  rap- 
procher ou  d’éloigner  plus  ou  moins  la  pince  mobile  des  deux 
pinces  fixes  qui  lui  font  face.  C’est  entre  ces  trois  pinces,  préalable- 
ment placées  ù distance  convenable,  que  l’on  glisse  les  lamelles  de 
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verre  mince  pour  l'observation.  Ces  lamelles  sont  isolées  ainsi  de 
toutes  parts  du  porte-objet,  et  une  quantité  insignifiante  seulement 
du  liquide  pénétre  entre  les  mors  des  pinces  qui  le  soutiennent.  De 
plus  on  peut  se  servir  de  lamelles  de  largeur  fort  inégale.  11  est  bon, 
pour  empêcher  l’oxydation  du  cuivre  par  l’eau  de  mer,  que  ce  petit 
appareil  soit  doré.  On  le  trouve  chez  M.  Verrick,  opticien  A Paris. 

M.  Dalbiani  pense  que  ce  porte-objet  peut  rendre  de  bons  services 
aux  raicrographes,  lorsqu’il  s'agit  d’examiner  un  objet  alternati- 
vement sur  ses  deux  faces  à l’aide  de  forts  grossissements,  car  il 
suffit  pour  cela,  sans  déranger  la  lamelle  de  verre,  de  retounier 
simplement  le  porte-objet  dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  son  épais- 
seur maintenant  toujours  la  lamelle  élevée  au-dessus  de  la  platine 
du  microscope.  Il  croit  que  son  utilité  sera  surtout  appiéciée  des 
naturalistes  qui  font  des  observations  sur  le.  développement  de  cer- 
tains animaux  aquatiques,  tels  que  les  vers,  les  mollusques,  etc., 
dont  les  larves  ou  les  œufs  subissent  leur  évolution  fixés  conti-e  les 
corps  submergés.  Il  suffit,  eu  effet,  de  faire  en  sorte  que  ces  larves 
ou  ces  œuls  s’attachent  aux  lamelles  de  verre  déposés  dans  les  vases 
où  l’on  tient  ces  animaux  eu  captivité,  comme  M.  Dalbiaui  l’a  fait 
dans  ses  recbei'cbes  sur  le  développement  des  ascidies,  pour  pou-  ' 
voir  poi’ler  ensuite,  aussi  souvent  qu’on  le  désire,  ces  lamelles  sous 
le  microscope  à l’aide  de  sou  porte-objet,  sans  nuire  aucu- 
nement au,  développement  des  éti'es  que  l’on  obsei've.  {Journal  de 
l'analomie  et  de  la  physiologie,  Paris,  18(18,  p.  .'jGS.) 

ôOl.  Les  baquets  en  laiton  à fond  de  verre  fixé  avec  de  la  laque, 
les  verres  de  montre  fixés  ou  non  dans  la  sei’tissui’c  d’une  lame  de 
laiton  élastique,  courbée  eu  anneau  à extrémités  non  soudées,  sont 
des  instruments  accessoii'es  qui  servent  aussi  à examiner  dans  l’eau 
de  petits  iijvertébrés  ou  des  embryons  étudiés  <à  l’aide  d’un  faible 
grossissement.  Les  opticiens  et  les  préparateurs  les  fournissent. 

Ües  cellules. 

502.  On  donne  ce  nom  aux  objets  destinés  à limiter  sur  la  bande 
porte-objet  le  pourtour  d’une  cavité  que  la  lamelle  mince  achève 
de  clore  du  côté  opposé  à celle-là. 

On  fait  une  cellule  quand,  craignant  de  voir  un  objet  endommagé 
par  la  pression  continue  ou  accidentelle  de  la  lame  mince,  on  in- 
terpose quelque  corps  entre  elle  et  le  porte-objet,  pour  limiter  et 
retenir  ensuite  le  liquide  cl  la  lame  mince  avec  une  couche  de  l’un 
des  ciments  décrits  plus  haut.  Les  corps  interposés  sont  trois  ou 
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quatre  goullelelles  de  cire,  selon  que.  la  lamelle  mince  est 
circulaire  ou  carrée;  des  morceaux  de  corne,  de  plume,  de  crin, 
de  soies  de  porc  pris  à une  brosse,  de  parchemin,  de  papier,  eic. 

503.  On  appelle  plus  parliculièrement  cellules  lesc.adres  complels 
qu’on  a été  amené  à substituer  à ces  moyens  pour  certaines  prépa- 
rations, cadres  qu’on  fixe  à la  bande  porte-objet  et  sur  lesquels  on 
pose  et  cimente  la  lamelle  mince. 

Les  unes  sont  fixes,  les  autres  sont  mobiles. 

1“  Cellules  fi. res  ou  exlemimranées. 

304.  Elles  se  font  à la  cire  à cacheter,  ou  avec  l’un  des  ciments 
dont  il  sera  ultérieurement  question. 

Avec  un  pinceau  chargé  du  ciment  on  inscrit  aussi  correctement 
que  possible  les  bords  de  la  cellule.  Il  faut  avoir  soin  d’employer 
un  pinceau  assez  chargé  de  substance,  et  d’appliquer  plusienrf^ 
couches  pour  obtenir  l'épaisseur  que  l'on  désire,  autrement  les  cel- 
lules ne  sont  pas  régulières  et  deviennent  impropres  A l’usage  au- 
quel on  les  destine. 

La  cellule  formée,  on  la  laisse  sécher  A l’abri  de  la  poussière,  ce 
qui  a lieu  en  quelques  heures,  et  quelquefois  moins,  sui  tout  en 
été. 

Les  cellules  faites  au  pinceau  doivent  toujours  avoir  peu  d’épais- 
seur, et  servir  pour  des  objets  trés-minces.  Du  reste,  il  serait  diffi- 
cile de  préparer  A l’aide  du  pinceau  des  cellules  d’une  certaine  épais- 
seur. Pour  faire  des  cellules  circulaires  il  faut,  afin  d’avoir  des 
cellules  régulières,  se  servir  de  la  tournette  de  Ilett.  La  lame  est 
fixée  sur  un  disque  de  cuivre,  qui  se  meut  sur  un  pivot  ; on  place  le 
pince.-iu  sur  la  lame,  suivant  le  diamètre  désiré  pour  la  c.ellule  ; on 
fait  mouvoir  le  disque  et  l’on  obtient  une  cellule  circulaire.  .Si  elle 
doit  être  épaisse,  on  laisse  un  peu  sécher  et  l'on  donne  Une  autre 
couche.  L’on  doit  employer  pour  faire  les  cellules  la  colle  ou  mixtion 
des  doreurs,  unie  A une  dissolution  de  bitume  de  Judée  dans  l’es- 
sence de  térébenthine,  de  la  manière  suivante. 


Colle  (les  doreurs I partie. 

Bitume  en  dissolution i — 

Ou  bien  ; 

Mixtion  des  doreurs 2 — 

Bitume 1 — 


Au  moment  de  faire  des  cellules  , on  mêle  les  deux  substances 
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dans  un  petit  vase  à l’aide  d'un  bâton  de  verre.  On  peut  conserver 
de  la  substance  prête  dans  un  flacon,  niais  il  vaut  mieux  n’en  faire 
le  mélang^e  qu’au  moment  de  s’en  servir. 

Le  vernis  copal  â l’essence  de  spic  peut  aussi  être  employé  pour 
faire  des  cellules,  après  l’avoir  laissé  évaporer  pendant  quelque 
temps,  afin  de  lui  donner  la  consistance  désirable  pour  l’usage 
auquel  on  le  destine.  Le  ciment  ou  bitume  seul  en  dissolution  dans 
l’essence  de  térèbentbine  peut  aussi  être  employé. 

505.  Différents  autres  mélanges  et  substances  peuvent  aussi  servir 
pour  faire  les  cellules.  Ainsi,  le  vernis  gras,  mélangé  â parties, 
égales  avec  la  dissolution  de  bitume,  fournit  de  bonnes  cellules. 

Le  vernis  français,  dit  du  Japon,  est  parfait  employé  seul  pour 
les  cellules  minces. 

Mêlé  avec  la  mixtion  et  le  bitume,  il  donne  aussi  de  bons  effets 
dans  les  proportions  suivantes  : 

Vernis  français 2 parties. 


Ciment  ou  bitume  de  Judée 1 — 

Co)U  des  doreurs \ — 


On  peut  encore  employer,  suivant  le  docteur  I/iquoy,  une  solution 
de  gutta-percha  dans  le  sulfure  de  carbone. 

Ije  vernis  ft  la  glu  marine  que  l'on  doit  laisser  épaissir  â l’air 
avant  de  l’employer  peut  sei’vir  â faire  des  cellules,  à clore  les 
couvercles.  11  a l’avantage  d’être  inaltérable  aux  divers  produits 
employés.  11  sera  décrit  plus  loin. 

La  gomme  laque  dissoute  dans  le  naphtc  donne  aussi  de  bonnes 
cellules.  C’est  le  liquid  glue  des  Anglais. 

Les  blancs  de  plomb  ou  de  xinc,  préparés  à l’huile,  peuvent  aussi 
servir  ù faire  de  bonnes  cellules.  La  marche  à suivre  est  la  même 
que  pour  les  autres  substances.  Seulement,  ces  cellules  ont  l’incon- 
vénient d’être  longues  A sécher.  En  mêlant  au  blanc  de  plomb  ou 
de  zinc  une  petite  quantité  de  litharge  et  de  minium , on  remédie 
à cet  inconvénient. 

506.  Ordinairement,  on  emploie  la  cellule  aussitêt  faite,  et  on  la 
cliUà  l’aide  d’un  petit  couvercle  de  glace  miuce,  en  appuyant  légère- 
ment ; on  passe  ensuite  sur  les  bords  de  la  lamelle  et  de  la  cellule 
une  petite  quantité  d'huile  d’amandes  douces,  afin  de  boucher  les 
moindres  instersticcs.  Si  l’on  use  des  cellules  sèches,  on  aura 
soin , avant  de  s’en  servir , de  passer  sur  les  bords  une  petite 
quantité  de  blanc  de  plomb  frais , afin  de  permettre  l’adhêreuce 
du  couvercle.  Les  cellules  doivent  être  assez  grandes  pour  que 
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l'übjet  ne  vienne  pas  y toucher  ; il  faut,  au  contraire,  laisser  une 
certaine  marge  entre  les  parois  de  la  cellule  et  l'objet.  Celte  re- 
commandation s'appli(|ue  à tous  les  genres  de  cellules.  (Voy. 
A.  Chevalier,  l'Étudiant  micrographe,  1865,  p.  295-297.) 

Les  solulions  salines  ou  antres,  ne  contenant  que  de  faibles  pro- 
portions d’alcool  ou  d'essences , peuvent  être  contenues  dans  les 
cellules  faites  avec  la  mixtion  des  doreurs  et  ses  mélanges. 

Pour  les  solutions  plus  fortement  alcoolisées,  on  peut  employer 
le  blanc  de  plomb  on  de  zinc,  et  même  le  bitume  de  Judée  dissous 
dans  la  térébenthine,  etc.  Pour  les  cellules  épaisses,  on  coule  à 
chaud  de  la  glu  marine  sur  une  lame  de  glace,  puis,  à l'aide  d'un 
scalpel,  on  enlève  la  substance  en  excès  et  l’on  pratique  dans  son 
épaisseur  des  cavités  destinées  à recevoir  l’objet  et  le  liquide.  Le 
couvercle  se  clôt  en  passant  sur  les  bords  de  la  celltile  une  petite 
quantité  de  ciment  ou  de  la  colle  des  doreurs.  (Bei  klt-y.) 

2“  Des  cellules  mobiles. 

307.  Pour  les  objets  plus  épais,  on  emploie  des  cellules  faites  de 
corps  très-divers  et  de  différentes  formes. 

308.  Cellules  mobiles  en  gutta-percha.  — On  se  les  procure  chez 
les  préparateurs,  chez  les  opticiens  et  même  chez  quelques  mar- 
chands d'objets  en  caoutchouc,  etc.  Pour  les  faire  soi-méme,  on 
achète  une  planchette  unie,  homogène  et  flexible.  Si  elle  est  on- 
dulée ou  fendillée,  on  lui  rend  sa  première  forme  en  la  plongeant 
dans  l'eau  bouillante.  A l'aide  d'une  règle  et  d'un  couteau,  on 
taille,  comme  dans  du  carton,  des  morceaux  carrés  ou  des  carrés 
longs,  naturellement  un  peu  plus  étroits  que  la  bande  porte-objet. 

On  se  sert  d’un  emporte-pièce  et  d'un  marteau  pour  obtenir 
les  ouvertures  circulaires,  ovales  ou  rectangulaires,  destinées  A 
recevoir  l’objet  et  son  liquide.  On  en  fait  provision  pour  s’en  servir 
au  besoin  comme  il  est  indiqué  ci-après. 

309.  Cellules  de  caoutchouc.  — On  les  prépare  comme  les  pré- 
cédentes, en  se  procurant  des  tablettes  de  caoutchouc.  Il  est  facile 
de  les  coller  les  unes  sur  les  autres,  à l’aide  de  la  chaleur,  et 
donner  aux  cellules  la  hauteur  désirée,  quand  on  en  veut  de  très- 
épaisses. 

510.  Cellules  de  verre.  — Elles  sont  supérieures  aux  autres.  On 
les  achète  toutes  faites  chez  les  opticiens.  Il  en  existe  de  diverses 
espèces  qui  ont  la  forme  d’un  cadre  allongé  ou  d’un  carré  percé 
au  milieu,  ainsi  que  les  cellules  de  gutta-percha. 
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On  les  choisira  de  la  hauteur  voulue,  ainsi  que  d'une  largeur 
appropriée  à celle  des  lames  minces  et  des  porte-objets  dont  on 
use  habituellcmeiil.  Si  nu  se  sert  de  lamelles  circulaires,  il  faut 
prendre  des  cellules  annulaires  faites  eu  coupant  des  tubes  de 
verre.  Ces  cellules  imaginées  par  Le  Itaillif  ont  été  les  premières 
mises  en  usage. 

Les  lame's  de  glace  portant  une  ou  plusieurs  concavités  faisant 
cellule  sont  impropres  à la  préparation  des  objets,  ta  forme  concave 
nuisant  à la  transmission  de  la  lumière  au  travers  du  porte-objet. 

On  peut  encore  employer  des  cellules  faites  au  moyen  de  lames 
de  glace  épaisses  percées  de  part  en  part  de  trous  de  diflérentes 
largeurs.  D'après  Quekett , c’est  à Goadby  que  l'on  doit  l’idée  de 
ces  porte-objets  que  l’on  transforme  en  c.ellule  en  collant  une 
lame  mince  de  chaque  cété  du  trou  dont  ils  sont  percés,  four  les 
objets  volumineux,  injectés  ou  non  , demandant  à être  étudiés  sur 
les  deux  faces,  ils  sont  plus  commodes  que  les  cellules  trés-élevées. 
On  en  fait  d’une  épaisseur  qui  varie  de  5 à 10  millimétrés. 

ôll.  four  confectionner  soi-méme  les  cellules  de  verre,  on  fait 
tailler  ou  l’on  coupe  dans  du  verre  à glace  des  bandes  de  quelques 
millimèlres  d’épaisseur,  ce  qui  est  facile  si  l’on  a un  peu  l’habi- 
tude do  se  servir  d’une  pointe  de  diamant.  Ces  bandes  seront  de  deux 
dimensions  différentes  ; les  premières  auront  15  à 18  centimètres 
de  longueur;  les  autres,  7 à 10  centimètres  seulement.  C’est  avec 
ces  bandes  que  l’on  construit  les  parois  de  la  cellule.  On  la  fixe, 
après  l’avoir  préalablement  chauffée  avec  In  colle  ou  la  glu  marine, 
sur  un  anneau  en  verre  ou  sur  l’ouverture  d'une  plaque  de  verre 
percée.  Après  cela,  on  fait  dans  le  milieu  de  la  lamelle,  avec  la 
pointe  d’une  lime  triangulaire,  un  trou  qu’on  agrandit  en  allant 
jusqu’au  bord.  Aucune  fêlure  ou  fente  ne  s’étend  au  delà  du  bord 
solidement  cimenté.  On  chauffe  de  nouveau  cette  lamelle  per- 
forée, et  elle  se  détache  aisément.  (Beale.) 

Ou  peut,  au  moyen  de  la  flamme  d’une  lampe  à souffler  le  verre, 
ployer  une  bande  de  verre  et  lui  donner  la  forme  d’un  carré  à 
angles  obtus,  puis  en  souder  les  extrémités,  lîeale  recommande  de 
se  servir  do  flint.  Ce  procédé,  lorsqu’il  s’agit  de  faire  des  cellules 
hautes  et  grandes  est  facile  à une  main  exercée  à l’exécution  de  cet 
ordre  de  manœuvres.  Kn  tout  cas,  il  importe  que  les  rebords  des 
cellules  soient  très-bien  cimentés  sur  le  porte-objet. 

512.  Un  cimente  les  parois  des  cellules  avec  la  glu  manne  {ma- 
nne glue  des  Anglais). 
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Celte  colle  consiste  en  parties  égales  de  gomme-laque  et  de 
caoutchouc,  dissous  dans  de  la  benzine.  Chaque  matière  doit  être 
dissoute,  d'abord  séparément,  jiuis  on  les  mêle  à la  faveur  d’une 
chaleur  légère.  On  ajoute,  suivant  les  besoins,  de  la  benzine  à celte 
colle;  on  peut  également  recourir  à l’élber  et  à une  solution  de 
potasse  pour  la  délayer  et  l'étendre.  D'après  Ouekett , la  glu  ma- 
rine du  commerce  la  plus  convenable  porte  la  marque  G.  K.  i. 

Pour  çimenler  avec  cette  colle,  on  chauffe  le  porte-objet  en  le 
plaçant  sur  une  plaque  métallique  chaude.  Les  anatomistes  anglais 
se  servent  d'une  petite  table  en  tôle,  à quatre  pieds,  avec  une 
lampe  é espril-de-vin  placée  au-dessous. 

On  dépose  un  peu  de  glu  sur  le  porte-objet  ; elle  fond 
promptement  ; on  rélend  sur  toutes  les  parties  destinées  à rece- 
voir la  cellule;  puis  on  enfonce  celle-ci  dans  le  ciment  à l'aide 
d'une  forte  pression;  on  retire  le  tout  de  dessous  la  plaque  de 
tôle  cl  on  laisse  refroidir.  On  enlève  plus  tard,  avei;  la  lame 
d un  scalpel,  l’excédant  de  colle  s’il  s'en  est  répandu  sur  les 
parties  libres  de  la  lame.  Une  solution  faible  de  potasse  sert  à 
nettoyer  les  cellules. 

Ciment  îles  rellules  en  caoutchouc. 

S13.  D'après  llarting,  pour  le  faire,  on  mêle  1 partie  de  gutta- 
percha,  coupée  en  petits  morceaux,  dans  l,''j  parties  d’essence  de 
térébenthine,  et  on  dissout  à une  chaleur  modérée,  en  remuant 
sans  interruption.  On  filtre  alors  dans  une  flanelle,  e.t  on  ajoute  1 
partie  de  gomme-laque  qui  se  dissout  également  à une  chaleur 
modérée;  il  faut  remuer  sans  cosse.  On  continue  à chauffer  jusqu’au 
moment  où  une  goutte  versée  sur  une  plaque  de  verre  paraît  se 
durcir.  .Arrivée  à cette  consistance , la  solution  forme  un  ciment 
bon  à employer.  Il  faudra  y ajouter,  quand  on  voudra  S’en  servir, 
un  peu  d'essence  de  térébenthine  avant  de  le  chauffer. 

Pour  fixer  une  cellule  en  caoutchouc , on  commence  par  la  pré- 
senter à l’une  des  faces  et  au  milieu  du  porte-objet;  on  étend  alors, 
avec  un  pinceau,  sur  la  face  et  à la  place  indiquée  par  le  contour  de 
la  cellule,' le  mastic  préalablement  chauffé.  Cela  fait,  on  relire 
la  cellule  de  caoutchouc,  et,  en  entretenant  la  chaleur,  on  la 
fixe  dans  le  ciment  dont  on  vient  de  recouvrir  le  porte-objet.  On 
ôte  le  tout  et  on  laisse  refroidir  sur  une  tablette.  Le  ciment  fait 
avec  de  la  gnlla  percha,  d’après  les  indications  de  Harting,  sert 
également  à fixer  les  cellules  en  verre  et  à consolider  les  quatre 
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bandes  de  verre  employées  pour  construire  certaines  variétés 
d’entre  elles. 

11  est  un  autre  mastic  qu  ou  peut  employer  aux  mêmes  usages.  On 
dissout  t partie  de  caoutchouc  dans  64  parties  de  chloroforme  ; on 
y ajoute  16  parties  de  mastic  sec  pulvérisé.  A l'aide  d'un  pinceau, 
on  étend  A froid  une  couche  légère  de  ciment  sur  la  lame  inférieure 
en  verre  et  on  y fixe  la  cellule  préalablement  chauffée.  (Frcy,  le 
MicroKCope.  Tradiict.  française.  Paris,  1867,  in-12,  p.  244.) 

314.  Quelle  que  soit  la  méthode  adoptée,  il  sera  prudent  de  faire 
adhérer  soigneusement  la  cellule  avec  le  ciment,  afin  d’éviter  toute 
fissure  et  tonie  introduction  d’air.  Il  est  utile  souvent  de  donner 
aux  rebords  des  cellules  de  verre  une  surface  rugueuse,  en  lerfrot- 
tant  avec  de  l’émeri  sur  une  pierre  à repasser.  Lorsque  la  cellule 
est  remplie  de  la  liqueur  conservatrice  et  qu'on  y a introduit  l'ob- 
jet à conserver,  et  après  s'étre  convaincu  de  l’absence  de  toute 
bulle  d’air,  on  ajuste  la  lamelle  sur  laquelle  on  a fait  passer  son 
baleine.  La  lamelle  doit  coiu-tamment  être  un  peu  plus  petite  (jue  la 
cellule,  de  manière  à ne  pas  dépasser  ni  même  atteindre  ses  bords 
extérieurs.  On  enlève  ensuite,  avec  précaution,  le  liquide  superflu 
qui  pourrait  s’échaftper  de  la  cellule.  En  agissant  autrement , on 
s’exposerait  à voir  s’introduire  subitement  des  bulles  d’air.  Après 
cela,  on  cimente  le  couvre-objet. 

Cette  opération  doit  se  faire  immédiatement,  à moins  que  la  li- 
f|iieiir  conservatrice  ne  consiste  en  glycérine  ou  en  une  solution  de 
chlorure  de  calcium  ne  s’évaporant  que  lentement.  Dans  ces  cas-là, 
on  est  libre  d’opérer  plus  tardivement.  (Frey.) 

AHTICLE  IV.  — DES  POhTE-OWKTS  DITS  l•.^EUH.\TIQUES  KT  CM.VMBHKS, 

OU  CELLULES  A EAU  , A VAPEl'B  d’eAU  OU  HUMIDES  ET  A GAZ,  TANT 

FROIDES  QUE  CHAUDES. 

315.  De  tout  temps  les  porte-objets  creux  ou  à cuvettes  et  les 
anneaux  ou  cellules  métalliques  et  autres  posés  sur  ceux-là,  ont  été 
transformés  par  chaque  observateur,  selon  les  besoins  de  ses 
études,  en  chambres  ou  cellules  closes  par  superposition  d’une 
lame  de  mica  ou  de  verre,  mince  ou  épaisse,  maintenue  ou  non  par 
un  lut  ou  par  une  petite  pince  faite  d’une  laine  métallique  repliée. 
Ces  chambres  étaient  remplies  d’eau  pour  observer  les  algues,  les 
embiyons,  les  petits  têtards,  les  infusoires,  les  petits  articulés  ou 
vers,  etc.  (voy.  Dujardin,  Des  infusoires,  Paris,  1841,  p.  185)  et 
d’air  ordinaire  ou  humide,  pour  y suivre  les  modifications  subies 
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par  les  mêmes  animaux  (l’eltier,  dans  Dujardin,  ibid.,p.  186),  par 
les  acariens  et  autres  articulés  microscopiques  aériens. 

316.  Quant  aux  chambres  à gaz,  la  première  connue  a été  celle 
qu’afait  faire  M.  Poiseuille,  en  1852,  pour  étudier  l'action  sur  les 
êtres  vivants  de  l’air  à des  pressions  différentes,  et  décrite  par  Che- 
valier, Dujardin,  etc.,  sous  le  nom  de  porte-objet  pneumaticfue. 

Cet  instrument  ingénieux  se ‘compose  d’une  caisse  de  cuivre, 
fermée  à la  partie  supérieure  et  inférieure  par  des  glaces  planes. 
Un  ajutage  permet  d’adapter  une  pompe,  et  de  mesurer  l’augmen- 
tation ou  la  diminution  de  la  pression,  sur  les  animaux  microsco- 
piques, etc.,  introduits  dans  l'appareil. 

Chambres  h eau. 

317.  A ces  appareils,  Charles  Chevalier  a substitué  sa  cuve  ou 
a^uarii/m,  composée  de  quatre  lames  de  verre  soudées  au  bitume 
de  Judée,  de  manière  à former  une  chambre  quadrilatère.  L’une 
des  deux  grandes  plaques  est  assez  mince  pour  permettre  l'obser- 
vation à des  grossi.ssements  déjà  puissants.  L'une  des  petites  plaques 
peut  s’enlever  aisément  et  se  lutêr  de  nouveau,  pour  permettre  d’in- 
troduire l’eau  et  les  animaux  nu  les  plantes  dont  on  veut  suivre  les 
mouvements,  la  reproduction,  l’évolution,  la  circulation,  etc. 

On  a fait  depuis  plusieui  s soiles  de  chambres  dites  à eau  ou  à 
infusoires,  etc.,  soit  dans  ce  genre,  soit  composées  d!une  cellule 
métallique  soudée  sur  un  porte-objet  en  verre  et  se  fermant  à 
vis,  du  côté  de  l’objectif,  par  un  anneau  sertissant  une  lame  mince. 

On  se  procure  ces  instruments  et  les  suivants  chez  les  opticiens 
de  tous  les  pays;  ceux  de  Londres,  en  particulier,  en  ont  plusieurs 
variétés. 

Chambres  humides. 

518.  Ces ■ appareils  sont  destinés  ù placer  dans  des  conditions 
plus  ou  moins  normales  des  éléments  unatüinii|ues  dont  on  veut 
étudier  les  propriétés  à l’état  vivaift.  Tels  sont  par  exemple  les 
mouvements  ainiboîdes  des  leucocytes  des  animaux  à sang  chaud. 

Un  grand  nombre  d’appareils  ont  été  proposés  dans  les  dernières 
années.  Voici  la  description  que  donne  Frey  des  appareils  de 
M.  Schultze  et  von  Recklingshauscu. 

Pour  éviter  l’évaporation  du  liquide  ajouté  à l’objet  qu’on  veut 
examiner,  Kecklingshnusen  a inventé  un  petit  appareil  trés-avanta 
geiix.  Le  lecteur  se  fera  facilement  une  idée  de  cet  apparéil. 
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en  e\iimiiiaiit  la  figure  S"i.  l’ne  lame  de  verre  un  peu  grande 
el  polie  {itj  porte  l’objet  à la  maniiVe  ordinaire.  Un  anneau 

en  verre  également  poli  en- 
toure, à une  certaine  distance, 
l'objet,  et  son  bord  infé- 
rieur («)  repose  sur  la  laine 
qui  supporte  la  préparation. 
On  attache  aussi  solidement 
que  possible  une  espèce  de 
bourse  {b)  en  caoutcbouc  très- 
mince  è la  partie  supérieure 
de  l’anneau.  L'ouverture  de 


Fig,  K3. 

Chamhrp  humide  ilc  hecklingshaiison. 


cette  bourse  (c),  entourée  d’un  petit  cordon  en  caoutchouc, contient 
ranneau  ou  le  tube  du  microscope.  Pour  maintenir  saturé  d’hu- 
midité l’intérieur  de  cette  chambre  ainsi  isolée,  on  place  on  dedans 
de  ranneau  en  verre  deux  bandelettes  de  moelle  de  sureau  ou  de 
papier  buvard  imprégnées  d’eau  ; on  enveloppera,  en  outre,  exté- 
rieurement le  bord  inférieur  de  l'anneau  avec  des  bourrelets  de 
pajiier  buvard,  préalablement  mouillés. 

A l’aide  de  ces  dispositions  et  d'un  objectif  à immersion,  on  sui- 
vra le  mouvement  des  cellules  pendant  des  heures  et  même  pen- 
dant des  journées  entières.  On  pourra  étudier  ainsi,  à la  température 
habituelle  d'iine  chambre,  la  vie  des  éléments  sur  un  animal  é 
température  variable,  par  exemple  dans  une  grenouille  (sur  les 
ligaments,  la  cornée,  le  sang,  la  lymphe),  ce  qui  ne  pourrait  se 
faire  avec  des  parties  provenant  du  corps  d’un  animal  à tenipéra- 
tiire  fixe.  Dans  ce  dernier  cas,  et  par  une  température  basse,  la  vie 
s’arrête  trop  |iromptement.  Il  faut  donc,  pour  obtenir  des  résultats 
satisfaisants,  élever  la  température  au  degré  de  celle  de  l'orga-  ' 
nisnie  vivant. 

Des  chambres  rhaiiiles. 


ôl  9.  Déjà  anciennement  des  expérimentateurs  cherchaient,  autant 
qu’ils  le  pouvaient,  à élever  la  température  des  préparations,  en 
chauffant  le  porte-objet,  l’ius  tard,  Beale  construisit  un  porte-objet 
susceptible  d’élre  chaiifré.  Dans  ces  derniers  temps,  M.  Schnitze  a 
inventé  un  appareil  de  ce  genre,  qui,  par  son  exactitude,  répond 
mieux  à tous  les  besoins. 

Sur  la  platine  du  microscope,  se  irouve  une  plaque  de  cuivre 
(A,  (ig.  84)  fixée  à l'aide  de  pinces  ; cette  plaque  est  écbancrée 
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par  derrière  (c),  afin  de  s'adapter  A la  lige  du  niicrosco|)e  ; elle  est 
percée  en  a de  part  en  part  pour  les  besoins  de  l’éclairage,  et  porte 
en  avant  et  an  milieu  un  therinoniéli'e  placé  oblirpiemcnl  (</);  aux 
deux  e.vlrémilcs  sont  les  deux  bras  {b).  C'est  sous  les  bras  rpi'on 
place  deux  petites  lampes  à alcool  destinées  au  cliaulfage.  L'extré- 


Fig.  iU,  — Porte-ol)jcl  susceptible  d'étre  chauCTé. 

mité  inférieure  du  tbermoinèlre , enfermée  dans  le  petit  cof- 
fret en  cuivre  B,  a,  embrasse  de  toute  part  l'ouverture  du  porte- 
objet  ; elle  s’étend,  dégagée,  sur  une  partie  de  la  surface  infè-. 
rieure  de  celui-ci,  cl  arrive  recourbée,  à travers  une  ouverture 
{h},  sur  la  surface  antérieure  de  la  plaipic  métallique  graduée. 
L'expérience  a prouvé  que  le  thermomètre  indique  exactement  la 
température  de  l’objet.  Il  est  indispensable  d'employer  avec  le 
|H)rte-objet,  susceptible  d'èlre  chauffé,  la  chambre  humide  et  les 
objectifs  ù immersion.  (11.  l'rey.) 

Ô20.  Nous  venons  de  dire  que,  lorsqu’on  se  propose  d'examiner 
les  éléments  anatomiques  d’un  animal  à sang  chaud,  pour  ainsi 
dire  à l'état  de  vie,  il  importe  de  leur  conserver  leur  chaleur.  Pour 
cela  il  faut  les  placer  sur  un  porte  objet  chauffé  et  les  maintenir  à 
la  température  de  57“  ou  40’  pendant  tonte  la  durée  de  l’cdiserva- 
lion.  l‘olallinn  a employé  un  appareil  qui  atteint  parfaitement  ce 
but.  Il  se  compose  d’une  boite  aplatie  de  I a i centimètre  et  demi 
d'épaisseur,  de  môme  forme  que  la  platine  du  microscope,  et  qui 
peut  se  fixer  solidement  sur  elle;  les  deux  faces  de  cette  boite  sont 
en  glace  pour  laisser  passer  les  rayons  lumineux;  le  pourtour  est 
un  cercle  de  laiton  qui  réunit  les  deux  rondelles  de  glace,  et  laisse 
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entre  elles  un  intervalle  circulaire  où  se  trouve  un  petit  Ihernio- 
métrc.  Cette  cavité  communique  avec  l’intérieur  au  moyen  de  deux 
petits  robinets  vissés  sur  le  pourtour  du  laiton.  A chacun  de  ces 
robinets  s’adapte  un  tube  de  caoutchouc  aussi  long  qu’il  sera  coin- 
mmle  à l'observateur.  L'un  de  ces  tubes  communique  avec  un  vais- 
seau plein  d’eau  chaulféé  ou  refroidie  à une  température  doiuiée  ; 
l’autre  va  se  déverser  dans  un  second  vase  placé  sur  un  plan  in- 
ferieur au  premier.  On  comprend  que,  par  le  mécanisme  des  si- 
phons, ou  peut  avoir,  sur  la  platine  du  microscope,  dans  la  boite 
ci-dessus  décrite,  un  courant  continu  d’eau  chaude,  et  que  l'objet 
qui  y sera  placé  pourra  être  maintenu  ù une  température  constante 
et  déterminée,  pendant  des  heures  entières.  Ce  but  n’est  pas  attfint 
avec  les  appareils  qui  chaulfent  l’objet  au  moyen  de  métaux  bons 
conducteurs,  ’fels  sont  aussi  au  fond,  sous  des  dispositions  variées, 
ceux  de  Chevalier  (185Ü),  de  Üiijardin  (1845),  de  Beale  (1805).  (Voy. 
VolaLiiion,  Joui  ml  lianutomie  et  de  physiologie,  p.  155,  etc...) 

Chambres  ù yaz. 

321 . Après  avoir  cherché  à examiner  les  propriétés  physiologiques 
des  éléments,  on  a voulu  voir  l'effet  sur  eux  de  différentes  substances 
et  entre  autres  les  mudincations  apportées  aux  globules  sanguins  par 
les  gaz  mis  en  contact  avec  eux.  Stricker  (de  Viennel  a inventé  un 
appareil  dans  ce  but.  Il  se  compose  d'un  porte-objet  eu  verre  épais  de 
5 à 4 millimétrés,  creusé  vers  son  centi'c  d'une  rainure  profonde, 
d’un  dcmi-inillimétre,  formant  un  cercle  d’un  diamètre  de  5 à 6 
millimètres,  et  en  communication  avec  un  petit  conduit  de  même 
diamètre  logé  dans  l'épaisseur  du  porte-objet  et  dépassant  chacune 
de  ses  extrémités,  de  manière  à s’adapter  lu  ù deux  petits  tubes  de 
caoutchouc  apportant  les  gaz.  L'ne  mince,  couche  de  vernis  noir  est 
appliquée  sur  le  porte-objet  jusqu’au  voisinage  du  sillon  circulaire 
sus-indiqué.  Son  épaisseur  limite  celle  qu’aura  la  couche  de  liquide 
et  des  éléments  anatomiques  quand  sei'u  appliquée  la  lamelle 
mince  sur  la  portion  du  porte-objet  à laquelle  le.  vernis  laisse  sa 
transparence , lamelle  qui  fait  du  sillon  circulaire  un  canal  com- 
plet dans  lequel  passe  le  gaz  qui  doit  inlluer  sur  les  éléments 
anatomiques  soumis  ù son  action. 

522.  line  autre  chambre  é gaz  dont  j’ai  vu  se  servir  M.  le  docteur 
W.  Eugelmann  chez  le  professeur  Dondei's,  à L'trecht,  se  compose 
d'une  caisse  quadrilatère  en  laiion  haute  de  5 à 8 millimètres.  Elle 
est  fermée  en  dessous  par  une  lame  de  verre  fixe.  Du  côté  opposé 
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pHc  reçoit  a coulisse  uii  couverrle  aussi  eu  laiton  dont  la  fer- 
meture est  leiidiie  lieiiuùli((ue  par  un  corps  gras  ou  autre  lut 
dont  on  enduit  la  coulisse.  Ce  couvercle  est  percé  d'un  trou  rond 
a\ec  utie  rainure  circulaire  du  côté  de  la  cavité  de  la  caisse,  pour 
recevoir  un  \erre  mince  (pi'on  y Iule  convenablement.  Une  goulle 
dtiiic  solution  contenant  l de  chloi  ure  de  sodium  pour  100  d’eau, 
est  placée  sur  celle  lame  mince  du  coté  de  la  caisse  ; dans  cotte 
goutte  on  met  des  cellules  ou  un  lambeau  de  muqueuse  à épilhé- 
lium  viliratile,  ou  même  des  infusoires,  etc.,  eu  se  servant  alors  d'eau 
pure.  On  a ainsi  une  cliaudaie  luunide  dans  laquelle  les  corps  pré- 
cédents vivent  longtemps.  Un  ajutage  placé  à ctiaque  extrémité 
du  cadre  permet  de  faire  entrer  et  sortir  tels  autres  gaz  qu'on  veut 
laire  agir  sur  ces  êtres  et  qu'on  fait  passej'  par  dos  tubes  eu  caou- 
tchouc. 

Chambre  chaude  el  h ijaz  de  Nachct. 

î>'ïâ.  Tous  ces  appareils  ont  puni'  inconvénient  que  leur  euqvloi 
exige  une  certaine  dextérité  et  une  altimtion  soutehue.  Aussi  leinain- 
tieii  d une  température  constante  est  presque  impossible  avec  ri- 
gueur. Loi-s  même  qu’on  a observé  el  surveillé  le  chauffage,  à 
l'aide  d'un  lhenuometre  placé  intérieurement  ou  prés  de  l’objet, 
rien  ne  prouve  que  le  point  où  se  trouve  ce  dernier  est  lui-même 
à la  température  indiquée  par  le  thermoméire.  Cela  tient  à ce  que 
la  constance  d’une  température  ne  peut  s’établir  que  dans  le 
cas  où  il  n’y  a pas  dans  le  voisinage  des  corps  bons  conducteurs  de 
la  chaleur. 

Or  1 objectif  placé  au-dessus  de  la  préparation  est  assez  volumi- 
neux cl  assez  prés  pour  soutirer  conslammeni  le  calorique  surtout 
si  cet  objectif  est  ,'t  immersion.  Il  faudrait  que  la  plus  grande  partie 
de  l’instrument  fut  chauffée  à la  température  employée  pour  l’objet 
comme  je  l’ai  vu  essayer  dans  le  microscope  constiuit  spécialement 
par.M.  Nachet  pour  ces  études  (lig.  85). .Malheureusement  l’inslru 
mcntdélinitifdestiné  à fixer  automatiquemonl  une  température  quel- 
conque n’est  pas  encore  terminé,  el  je  ne  puis  le  représenter  ici. 
Mais  les  essais  faits  avec  l’appareil  provisoire  font  prévoir  un 
résultat  tout  à fait  satisfaisant. 

7)ii.  Dans  ce  microscope,  l’objectif  se  Ironve  sous  l’objet  et  sur 
un  prisme  ou  pluli’d  sur  un  miroir  argenté,  enfermé  dans  une  boite 
sur  laquelle  est  vissé  le  corps  porteur  de  l'oculaire.  La  mise  au 
point  s'opère  par  l'élévation  facultative  de  l'objectif,  et  par  la  vis 

ü.  ~ Microscope.  IG 
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inicromélriqiie  V qui  fait  niouvoii'  )a  plaliiu».  Sur  c.ellc-ci.sp  trouve 
une  cellule  circulaire  en  verre  C,  dont  le  fond,  percé  d’un  Trou  de 


glycérine  ou  de  graisse  placée  sur  le  coulour  de  la  cellule.  Trois 
petites  pinces  maintiennent  solidement  la  cellule  et  son  couvercle; 
l'objet  est  donc  immobilisé.  Cet  insirunient  ]iorte  une  disposition 
nouvelle  pour  le  déplacement  de  la  préparation  ; c’est  le  corps  cl 
par  consé(|nent  l'objectif  qui  se  déplace  au  moyen  de  deux  vis  trans- 
versales l une  à l’aulrc,  0 et  T.  Si  l’on  rénécliil  ù la  nécessité  d’at- 
tacher des  tubes  en  caoutchouc  aux  deux  robinets  en  verre  cl  de 
s’assurer  <le  la  itarfaile  immobilité  de  certains  éléments  analomi. 
qnes,  on  comprendra  de  suite  les  avantages  de  la  disposition  sus- 
dite; les  expériences  d’absorption  de  ga/.,  de  raréfaction  et  décom- 
pression de  l'air  soûl  on  ne  peut  plus  simples.  1/appareil  à chauf- 
fer est  basé  sur  le  principe  de  la  cirailalion  de  l'air  chaud  dont  l'ar- 
rivée est  modérée  aulomaliqiiement  par  un  thermomèlre  métallique 
d'une  nouvelle  disposition. 


18  millimèires 
est  garni  d’un 
verre  mince, bien 
lutéau  baumedii 
Canada  ou  avi'c 
du  wasser-glass; 
c’est  sur  ce  verre 
mince  qu’on  pla- 
ce l’objet  à exa- 
miner. Une  tige 
Ilporleuntuiroir 
qui  réfléchit  la 
lumière  de  haut 
en  bas  sur  l'objet 
placé  dans  la  cel- 
lule C.  Celte  cel- 
lule est  munie  de 
deux  robinels.de 
verre  l!R',  et  cou- 
verte d’un  dis- 
que de  verre  plan 
bouchant  bermé- 
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325.  Cet  appareil  permet  d’avoir  ensemble  , chambre  humide, 
chambre  chaude  et  chambre  à gaz,  et,  outre  cela  on  peut  employer 
les  grossissements  les  plus  considérahles  sans  aucun  inconvénient.  _ 

Deux  parties,  comme  on  le  voit,  sont  essentielles  dans  cet  instru- 
ment: 1°  la  chambre  humide;  et,  2“  la  disposition  du  microscope 
lui-même.  (Juant  à la  disposition  du  microscope,  elle  ressemble 
beaucoup  à celle  que  M.  Nachet  emploie  dans  le  microscope  chi- 
mique, avec  lequel  on  examine  l’objet  par  le  dessous.  Mais  il  y a 
cependant  ici  une  différence  capitale,  c’est  que  l’appareil  optique 
du  nouvel  instrument  est  mobile  dans  tous  les  sens  et  que  l’objet 
reste  immobile  et  fixe  sur  la  platine.  On  entretient  l’humidité  de 
celui-ci  à l’aide  de  papier  buvard  mouillé,  etc.,  placé  dans  la 
cellule  ou  cylindre  de  verre  C. 

AIITICLK  V.  — DES  COMPDESSECRS. 

32fi.  Ces  instruments  ont  pour  but  d’exercer  une  pression  gra- 
duée sur  les  objets  dont  la  structure  ne  peut  se  révéler  que  lors- 
qu’on  les  a réduits  à une  épaisseur  trés-minime  au  moyen  de  la 
compression.  Pour  quelques  objets,  au  lieu  du  com- 
presseur, ont  peut  employer  une  boite  à liquide.  Mais 
il  yen  a beaucoup  dont  l'organisation  est  si  délicate 
qu'ils  sérail  nt  altérés  ou  déiruits  par  le  moindre 
§ excès  de  pression  et  pour  l’élude  desquels  il  est  tout 
à fait  indispensable  d’employer  un  instrument  qui 
permette  de  régler  avec  exactitude  le  degré  de  la 
pression,  l.e  compresseur  le  plus  généralement  adopté 
est  représenté  (fig.  86).  11  a été  imaginé  par  Valentin, 
et  fabriqué  par  Schieck  (de  Berlin),  mais  les  détails 
ont  été  modifiés  par  M.  de  Quatrefages. 

Il  se  compose  d'une  plaque  de  cuivre  dont  la  lon- 
trueur  varie  de  75  à 100  millirnétres  et  de  32  à 57 
millimètres  de  large.  Au  milieu  est  une  ouverture 
circulaircjle  15  à 18  millimètres  de  diamètre;  elle 
est  fermée  par  un  disque  de  verre  mince  cimenté 
avec  du  baume  du  Canada.  Au-dessus  de  ce  disque 
vient  s’en  appliquer  un  autre,  mastiqué  aussi  avec 
du  baume  du  Canada  sur  un  anneau  de  cuivre  sou- 
tenu, au  moyen  de  deux  tourillons  par  un  arc  métalli- 
que qui  termine  l’iindes  bras  d’un  levier  horizontal.  Ce  levier  oscille 
autour  d’un  axe  fixé  à une  ouverture  ménagée  sur  la  plaque  de  cuivre. 


Fi*.  RS. 
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son  mouvement  est  dirigé  par  une  brodie  fixée  sur  la  plaque  el  qui 
s’engage  dans  une  rainure  pratiquée  sur  le  grand  bras.  La  compres- 
. sion  s’opère  enfin  à l’aide  d'une  vis  (jui,  en  relevant  le  grand  bras 
du  levier,  force  le  disque  de  verre  luubilc  à venir  s'appli(|uer  sur 
l’antre.  Quand  on  a placé  sur  le  verre  l’objet  que  l’on  veut  conipi'i- 
mer,  on  amène  le  disque  mobile  au-dessus  et  on  tourne  la  vis  ; on 
voit  que  le  disque  mobile,  gs-àce  à la  manière  dont  il  est  morilé,  reste 
parallèle  à lui-mémc.  Comme  il  est  souvent  utile  de  pouvoir  exami- 
ner l’objet  comprimé  aussi  bien  d’un  coté  que  de  l’autre,  la  plaque 
de  cuivre  porte  deux  broches  à l’une  de  scs  extrémités  ; elles  sont 
exactement  de  même  longueur  que  celle  qui  S(‘rt  à guider  le  levier  ; 
elles  permettent  alors  de  rclourner  l'insti  innent  et  de  le  poser  sur 
les  trois  pieds  sur  le  porte-objet.  Afin  de  permettre  d’employer  de 
très-forts  grossissemenis  dans  les  deux  cas,  les  deux  disques  de 
verre  sont  e.vtrêmement  minces,  tandis  (|ue,  à l’origine,  le  vi'rre 
fixé  au  levier  était  un  peu  plus  épais.  Quand  ils  sont  brisés,  les  deux 
verres  peuvent  être  remplacés  très-facilement  ; on  chauffe  la  garni- 
ture pour  pouvoir  enlever  les  morceaux. 

527.  Quelques  observateurs  préfèrent  une  autre  disposition  de 
l’instrument.  Ici  la  plaque  de  cuivre  porte  un  verre  ordinaire 
sur  lequel  on  peut  préparer  l’objel  sous  le  microscope  à dissec- 
tions avant  de  le  soumettre  à la  compression.  On  le  poi'le  alors 
dans  le  compresseur  avec  le  verre  sur  lequel  il  a été  disséqué,  .3 
ce  qui  fait  qu’on  ne  dérange  en  rien  la  pièce.  L’n  inconvénient 
consiste  en  ce  qu’on  ne  peut  plus  observer  avec  de  forls  grossisse- 
ments en  rai?on  de  l’épaisseur 
des  verres.  Il  a encore  un  au- 
tre inconvénient  , c’est  que 
rien  ne  garantit  le  parallélisme 
des  verres.  Ce  défaut  est  évité 
dans  le  compresseur  de  Itoss 
(fig.  87),  dans  lequel  le  verre 
supérieur  D est  monté  dans  une 
garniture  mobile  au  moyen  d’une  vis  verticale  à boulon  qui  la  fait 
mouvoir  dans  les  rainures  veilicales  de  la  pièce  C,  do  manière  à 
maintenir  le  parallélisme  exact  des  deux  verres.  La  monture  1)  porte 
un  verre  trés-mince  et  ])eut  se  déplacer  latéralement  comme  le  mon- 
tre la  ligure  ci-dessous.  Le  verre  est  carré  el  s’introduit  dans  les 
rainures  de  la  monture , de  manière  qu’on  peut  le  reni|dacer 
facilement.  Le  verre  inférieur  est  circulaire  el  s’applique  dans  une 
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gprgc  ménagép  sur  le  contour  de  l’orifice  de  la  plaque  B qui  glisse 
elle-mi'rne  dans  les  rainures  de  la  plaque  A.  On  peut  enlever  la 
plaque  It,  la  porter  sous  le  microscope  à dissections  et  la  remettre 
I sous  le  compresseur,  quand  la  pièce  a été  préparée. 

Dés  1851,  j'ai  eu  entre  les  mains  un  compresseur  en  tout  sem- 
blable à celiii  de  Ross,  fait  par  MM.  Nacbet  et  fils,  d’après  les  des- 
sins et  les  indications  de  M.  Moulinié  (de  Genève). 

r»S8.  Le  compresseur  est  rarement  utile  en  anatomie  générale,  mais 
il  est  presfiue  indispensable  pour  l’anatomie  des  êtres  tiansparents 
et  de  petit  volume,  et  [lour  l’étude  du  développement  de  beaucoup 
d’animaux.  Il  sert  plutôt  à empêcher,  à volonté,  la  trop  grande  com- 
pression par  le  poids  des  lamelles  de  verre  qu'à  comprimer.  On  peut 
en  effet  produire  un  écartement  fixe  et  déterminé  des  deux  lames 
de  verie  entre  les  pielles  est  interposé  l’animal  ou  l’ovule  de  ma- 
nière à ce  qu’il  soit  emprisonné  dans  une  goutte  d’eau  en  conser- 
vant tous  ses  mouvements. 

Oh  peut,  du  reste,  le  fixer  par  telle  eompression  qu’on  veut  par 
qiieli|ues  tours  de  vis,  ou  même  l’écraser  complètement  sous  les 
yeux  de  l’observateur,  pour  voir  plus  nettement  les  mandibules,  les 
crochets,  les  poils,  écailles,  etc.,  ou  d’autres  détails.  A l’aide  des 
modifications  que  lui  a fait  subir  M.  de  Quatrefages  dont  on  a 
adofité  le  modèle,  on  a le  grand  avantage  de  pouvoir  à volonté 
étudier  l’animal  sous  rune  et  l’autre  face  en  retournant  l’instru- 
ment, à cause  des  petits  supports  dont  il  est  pourvu.  Quant  aux 
erreurs  attribuées  à ce  petit  appareil,  il  faut,  comme  dans  beaucoup 
d’autres  cas,  les  rapporter  à l’interprétation  donnée  à tel  nu  te 
aspect  mal  étudié  par  celui  qui  observe,  mais  l’instrument  n’a  pas 
les  inconvénients  qu’on  lui  a reprochés. 

ARTICLE  VI. DES  ANNEADX  ET  DES  SI'reOnTS  PERHETTAST  d'eXAMIMER 

CRE  PRÉPVRATIOX  ALIERflATIVESK.XT  SOIS  LES  DEUX  F.VCrS. 

.529.  Pour  protéger  contre  une  forte  pression  les  lamelles  minces 
des  préparations  et  les  objets  ipi’elles  conservent  lorsque  par 
exemple  on  doit  tourner  vers  l’objectif  la  bande  porte-objet,  après 
avoir  étudié  la  face  que  touche  la  lame  mince,  on  peut  coller 
• d’étroites  bandelettes  de  verre  à vitre  coupées  au  diamant  do  cha- 
que côté  de  celle-ci.  ün  peut  les  reinplncer  même  par  de  petits 
prismes  de  carton  dur  ou  de  bois,  collés  avec  le  baume  du  Canada, 
la  cire  à cacheter,  ou  le  lut  au  bitume  de  Jiidôo,  etc. 

Je  préfère  de  beaucoup  à ce  moyen  l’emploi  d’un  anneau  en  laiton 
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ou  en  carton,  tel  que  celui  d'une  boite  circulaire  dont  on  a enlevé 
le  fond,  et  dont  les  bords  supérieurs  et  inférieurs  sont  lisses  et  bien 
parallèles.  On  les  prend  d’une  hauteur  de  5 à 8 millimètres  environ 
et  d'une  largeur  de  50  à 60  millimètres.  , 

On  pose  l’anneau  sur  la  platine  du  microscope  et  sur  lui  on  place  le 
porte-objet  de  la  préparation,  quand  on  pense  être  obligé  du  retour- 
ner celle-ci  pour  examiner  sa  face  opposée.  On  sait  qu'il  en  est  sou- 
vent ainsi  pour  l'étude  des  acariens,  des  annélides,  des  œufs  et  des 
embryons  de  beaucoup  d'animaux,  pour  divers  organes  des  plan- 
tes, etc.,  conservés  en  collections  et  sui  tout  observés  à 1 état  frais. 

Il  est,  par  conséquent,  utile  d’avoir  un  anneau  de  ce  genre  dans  la 
boite  à microscope.  Son  contour,  sui'  lequel  reposent  les  bouts  du 
porte-objet,  empêche  toute  compression  de  la  lame  mince  et  de  la 
préparation. 

Il  faut  demander  les  anneaux  en  laiton  aux  opticiens,  qui  les  font 
en  sciant  les  tubes  de  laiton  à télescopes.  On  peut  en  faire  soi- 
même  en  carton  en  défonçant  le  couvercle  d'une  boite. 

ARTICLE  VII.  — UES  APPAREILS  Oü  INSTRDMENTS  A FAIRE  LES  COCPKS 
OU  TUA.NCHES  HI.NCES  llICROïCOPIQIIES. 

350.  On  pourra  se  procurer  chez  les  fabricants  d'instruments  de 
chirurgie  ou  les  constructeurs  de  microscopes  quelqu’un  des  appa- 
reils qui  sont  destinés  à fixer  les  tissus  durcis  et  à guider  le  rasoir 
qui  les  tranche  pour  en  faire  des  lames  d’égale  épaisseur.  Une  vis 
micrométrique  est  disposée  pour  pousser  le  tissu  de  manière  à faire 
la  coupe  do  l'épaisseur  voulue  et  ainsi  déterminée  d'avance.  Quel- 
ques-uns do  ces  appareils  ont  reçu  le  nom  de  microhmes,  mais  à 
tort,  ce  nom  étant  depuis  longtemps  donné  aux  instruments  décrits 
ci-dessous,  page  255  et  256. 

It’autres  sont  appelés  tables  à trancher,  tranchoirs,  tournettes,  etc., 
et  servent  à l execution  des  coupes  des  tissus  durcis  ou  naturellement 
durs,  tant  animaux  que  végétaux. 

Des  discotomes  dits  aussi  couteaux  à double  tranchant 
ou  de  Valentin. 

551.  Ces. instruments  se  composent  de  deux  lames  que  l'on  rond 
parallèles  au  moyen  de  deux  vis  de  pression  (fig.  88)>  Les  deux  tiges  • 
sont  assemblées  à tenon.  M.  J.  Cliarriére  a remplacé  le  verrou  par 
une  vis.  De  cette  manière,  au  lieu  d’avoir  un  écartement  limité,  on 
peut  le  graduer  à volonté  on  laissant  les  lames  parallèles  quelle  que 
soit  l'épaisseur  que  l'on  désire  donner  à la  coupe. 
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On  ppul  aisément  séparer  les  lames  pour  les  nettoyer  isolément. 
Ces  dernières  peuvent  être  droites  ou  convexes  du  côté  tranchant  o.u 
convexes,  et  même  tranchantes  et  convexes  des  deux  adés. 


Fig.  SS.  — CüuteAU  de  Valcnlin. 


Cel  instrument,  comme  les  grands  couteaux  ù coupe,  no  sert 
guère  (pie  lorstpi’on  se  propose  de  faire  di’s  recherches  spéciales  sur 
la  structure  de  renccphale,  du  rein,  du  testicule,  etc.  Pour  ses  re- 
cherches sur  la  structure  de  l'encéphale,  M.  Ilowdanowski  a fait 
faire  des  discutomes  de  ce  genre  de  la  grandeur  des  couteaux  de 
taille  à découper.  {Journal  de  l anatomie  el  de  la  jiliijsiulogie,  Paris, 
1X65,  et  Paris  1869,  iii-S".  ) 

Ktaux  à main. 

552.  Pour  faire  les  coupes  du  tissu  des  feuilles  de  certains  fruits, 
des  tiges,  etc.,  ou  de  beaucoup  de  tissus  animaux  durcis,  comme 
nous  le  dirons  plus  loin,  ou  natuicllement  assez  durs  comme  les 
cartilages,  etc,.,  on  les  saisit  entre  les  mors  plats  d'un  étau  à main 
(lig.  89).  La  surface  libre  de  ces  mors  ipii  dépasse  l’objet  (pie  l’on  veut 
trancher  est  lisse,  de 
manièreâpermettrede 
glisser  au  rasoir  ou  au 
scalpel  (pii,  d'un  ii ou- 

vernenl  ra|iide  , cnlèi-  fik  ks. 

, , . Étau  A main  pour  praliinicr  Ica  coupes  minces. 

ve  une  tl'anche  mince. 

Il  faut,  en  général,  placer  le  tissu  ou  l'organe  entre  deux  lames 
do  moelle  de  sureau  ou  de  lii'ge  fin  ((iii  protègent  le  premier  contre 
l'action  directe  des  mors  de  l étaii.  Si  l’organe  à trancher  est  cylin- 
driipie,  on  creuse  le  liège  ou  la  moelle  de  sureau,  de  manière  à les 
fixer  sans  trop  les  déformer.  On  presse  sur  le  corps  ainsi  disposé 
avec  l’écrou  de  l’étau  ou  simplement  en  appuyant  avec  les  doigts 
sur  li's  mors  de  celui-ci.  Après  une  première  coupe  pour  affranchir 
le  tissu  ou  l’organe,  on  fait  saillir  un  peu  celui-ci  el  on  [irali(|ue  la 
coupe  mince  destinée  à l’étude. 

Appareil  à faire  les  coupes  minces  de  Follin. 

555.  L’appareil  à faire  h's  coupi's  de  Follin  (fig.  9l»  se  com- 
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pose  d'iiti  pied  oirculaire  I)  à plaie-forme  C graduée,  divisée  en 
cent  parties.  I,e  pied  porte  une  tige  niohile  et  creuse  11,  dans  la- 
quelle est  une  vis  niicroinélri(|ue  qui  monte  ou  descend  d une 
quantité  voulue  dont  la  valeur  est  donnée  par  un  index  saillant 
dans  une  rainure  de  la  lige  (au-dessous  de  B),  en  même  temps 
que  le  parcours  de  raiguillo  de  la  plate-torme,  C l'inilique  pro- 
portionncllciiient  en  grand.  Les  coupes  peuvent  être  d'une  é|iais- 

seur  de  un.  centième  de 
millimétré.  Hans  la  cavité  F 
de  la  boite  supérieure  A se 
placent  les  deux  pièces  mo- 
biles Il  et  I,  percées  au  cen- 
tre d'un  orifice  d'une  forme 
ex'liudriquc  ou  carrée  pou- 
vant s'adapter  à chIIc  de 
l'objet  à Iranriier.  Ces  piè- 
ces sont  elles-mêmes  ser- 
rées autant  qu’on  le  juge 
convenable  quand  on  tourne 
les  deux  vis  E,  E.  Le  haut 
de  la  lige  microniélrique  in- 
lérieiirecorrespondanlexac- 
lement  à l'orifice  des  pièces 
Il  et  I qui  portent  le  tissu 
A couper,  pousse  relui-ci  de 
la  bailleur  voulue  et  on  pra- 
liipie  ensuite  la  coupe  avec 
le  couleau  G,  ainsi  qu'il  a 
été  dit  plus  haut,  en  le  fai- 
sant glisser  sur  le  plan  rc- 
Appareil  à faire  les  roiipes  minces  de  Fnilin.  pre>eiltt  par  la  partie  Slipi*- 

rieure  de  la  boite  A. 

T)")-!.  Au  chapitre  III,  art.  iii  de  la  section  suivante  (IV'  section), 
traitant  spécialemeiil  de  l’exécution  des  coupes  des  tissus  durcis 
ou  naturellement  durs,  nous  décrirons  l’appareil  à faire  les  coupes 
minces  de  Polailloii,  ipii  est  plus  simple  que  le  prècèdciit  et  d'un 
emploi  plus  facile. 


Appareil  à faire  des  coupes  anatomiques  du  D'  J.  Lnt/s. 
555.  L’appareil  est  esscnliellemenl  composé  : 
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1“  D'une  pelile  table  en  fDiile  tle  fer,  percée  an  milieu  d'une  ou- 
verture (|tiailra;i"iilnire  (fii,'.  9);  . 

2“ D'un  curseur  mobile  muni  d'une  partie  évasée  (fig.  92  C),  desti- 
née à retenir,  par  l'intermédiaired'uii  dé  eu  bois  (11g. 92  A'  ),  la  pièce 
anatomique  que  l'on  veut  sectionner. 

Ce  curseur  s'emboite  dans  l'ouverture  de  la  petite  table.  Il  peut 
aisément  s’abaisser  et  se  relever  par  suite  do  l'élasticité  d'un  res- 
sort spiroïde  (Hg.  92,11),  dont  la  tension  est  réglée  A l'aide  d'une 
vis  munie  d'un  bouton  ; 

S"  D'un  dé  mobile  en  bois  (tig.  92,  A'),  de  forme  rectangulaire, 
s’ajustant  avec  précision  dans  la  portion  évasée  C du  curseur. 


Fig.  91.  — Tahlo  il<^  l'appareil  à faire  les  roupM  minces  «Je  M.  J.  Luy«. 

."idO.  La  table  (fig.  91)  à face  supérieure,  parfaitement  dressée 
et  lonjonrs  bien  polie,  mesure  en  longnenr  225  millimétrés  ; en 
largeur  1 12  milliméires;  eu  épaisseur. '5  millimétrés. 

La  hauteur  de  diaqiie  pied  de  colonne  est  de  110  millimétrés. 
Les  dimensions  de  l'onverlnre  quadrangulaire  sont  en  longueur  de 
6 c-entimélres  et  en  largeur  de  i ceiitiméires.  Celle  ouverinre  porte 
sur  sa  paroi  latérale  droite  nue  rainure  verticale  semi-circulaire 
(fig. 91 , A),  destinée  à recevoir  la  saillie  de  la  vis  du  curseurdans  la 
course  verticale.  Mlle  est  en  ouire  perforée  A sa  paroi  tuférienre 
d'un  orifice  quadrangulaire.  Cet  orifice  est  prolongé  evtérieiire- 
mcnl  par  un  manchon  pareillement  quadrangulaire  li  destiné  A 
recevoir  la  tige  du  curseur  qui  doit  s'ajuster  dans  sa  cavité  avec 
une  grande  précision. 

Une  petite  fenêtre  rectangulaire,  pratiquée  A la  paroi  antérieure 
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do  fo  iiiandioii,  poriiict  de  suivre  les  diflérenls  dcfioés  de  la  eourse 
de  In  li;;e  du  euiseur.  Du  point  de  ro|)ére,  l'oiiveiiahlenionl  méniif;é, 
laisse  !i|i|>réeier  le  niuiiieiil  où  le  eiirseiii'  esl  au  has'de  sa  course. 

l,a  cavité  de  l'oiivertiire  centrale  cmuimiiii(|ue  encoie  avec  le 
dehors  ù l'aide  d'un  canal  horizontal  II,  (|ui  pei  inet  l'iiitrodiiclion 
d'un  inslriiment  destiné  à serrer  sur  place  le  dé  en  bois,  une  fois 
introduit  dans  la  portion  évasée  du  curseur. 

5Ô7.  Le  cui  seiir  esl  constitué  : 1“  par  une  tige  quadraiigulaire 
(lig.  !I2,  .\),  de  50  à 55  inilliméties  de  longiiinu'.sur  10  niillirnélres 
pour  chaipie  face.  Cette  tige  s’ajuste  à 
fi'olleinent  dans  ta  cavité  du  manchon  ex- 
Icrieiir  ainsi  (pie  nous  l'avons  imliipié. 
Llle|)orlc  en  It  nn  point  de  repère  signalé 
pivcédeinment: 

2“  l'ar  une  portion  évasée,  constitin'-c 
par  une  laine  horizontale  reetangnlaiie 
dont  les  deux  hoids,  droit  et  gauche,  se 
relèvent  à angh‘s  droits.  bord  gauche, 
sur  lequel  le  dé  de  bois  esl  pressé  (lig.  02, 
A'),  pol  ie  deux  pointes  cunéiformes  desti- 
nées à s'iinp'anlei  dans  le  hoisC,ll(lig.02i. 
Le  bord  droit  est  muni  d’nne  vis  dont  la 
pression  détermine  l'immobilité  absolue 
du  dé  de  bois.  Lue  lamelle  métallique  (tig. 
92,  A'),  que  1(11  interpose  entre  la  vis  et 
le  dé  (le  bois,  sert  à (‘galiser  cl  à réjiartir 
niiifonnéineiil  la  pression  qu’elle  exerce; 

ô"  l'ar  une  vis  inicrumélri(pie,  prolon- 
geant le  manchon  extérieur  (au-dessous 
deC),  de  ÔOa  iO  milliinélres  (b*  longnenr. 
Klle  est  située  dans  l’axe  du  curseni-  et  cha- 

Fr'  U'i. 

SA*  llxiinl  i la  uiiiii-  à faire  cun  de  SCS  loui's  est  (le  un  deini-milliinélre. 
lis  cou tînmes  ciipiile  circulaire  (J,  l.irge  de  18 

à 20  millimétrés,  qui  s’adapte  avec  elle,  porte  des  divisions  mi- 
eroiiiélriqiies  (G  It).  Le  pias  de  la  vis  étant  de  un  deini-inidiinétre. 
Chaque  tour  complet  de  la  cupule  repivsenle  donc  une  ascension 
ou  une  descente  du  curseur  de  un  dcnii-inilliinélrc.L’n  index  (tig. 91. 
K),  recourbé  en  crochet  fixé  à la  partie  inférieure  du  nianchon, 
sert  à graduer  les  monveim'iits  de  rotation  de  la  cupule. 

Kiilin,  un  ressort spiroide  (lig.  92,  II),  dans  l’axe  duquel  passe  la 
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vis  microm(!‘lrif|ii(',  sert  à régler,  par  la  niiso  on  jeu  de  son  élas- 
ticité , les  mouvements  d'élévation  ou  d'abaissement  du  curseur 
dans  son  manchon,  et  par  cela  même  le  degré  de  saillie  de  la 
pièce  anatomique  au-dessus  de  la  surface  de  la  table  de  fonte. 

ôôlS.  Le  dé  de  bois  (lig  9‘i  A')  doit  s’ajuster  avec  précision  dans 
la  partie  évasée  du  curseur  et  dépasser  légèrement  les  bords  des 
lames  latérales  sur  lesquelles  il  s'appuie.  Sa  face  supérie\ire  sei'a 
hérissée  de  rugosités  ou  de  rayons  pour  pouvoir  plus  aisément 
retenir  le  plâtre  destiné  à lixer  la  pièce. 

559.  Le  couteau  nécessaire  pour  mener  à bien  l’opération  doit 
être  très-soigneusement  vérilié  au  point  de  vue 
du  tranebant.  La  lame  aura  environ  de 

longueur.  Elle  doit  être  pourvue  d’un  manebe 
coudé  (fig.  93),  et  s'appuyer  sur  la  table  à 
surface  plane.  La  coupe  de  la  lame  doit  donc 
représenter  un  triangle  rectangle  trés-aigu. 

340.  Ceci  posé  : voici  comment  on  opère  : 

Les  pièces  que  l’on  veutseefionner  entranches 
minces  sont  disposées  sur  une  série  dedésipie 
l'on  a préparés  à l'avance.  Cos  [néces  no  peu- 
vent avoir  que  1 ou  2 centimètres  d'épaisseur. 

Elles  sont  méthodiquement  lixéos,  étant  encore 
humides,  avec  du  plâtre  lin  sur  la  surface  de 
chaque  dé.  On  introduit  alors  le  curseur  dans 
le  manchon,  la  vis  étant  dans  l’axe  du  ressort 
spiroïde  (lig.  92  11)  et  on  abaisse  légèrement  le 
tour  à moitié  course.  On  introduit  alors  un 

• Il  • . r • m Fitf.  — 'Cniticau  à faire 

tourne-vis  pnr  l onlice  extérieur  (fig.  fil , D),  et  Îm  ^ramies  coiipos  mm- 
on  met  en  mouvement  la  vis  (fig  92  E)  on  jires- 
sant  fermement  le  dé  contre  la  paroi  opposée.  11  s’immobilise  alors 
complètement,  grâce  aux  deux  pointes  cunéiformes  (D)  dont  nous 
avons  parlé.  Le  dé  étant  de  la  sorte  aussi  immobilisé  que  possible,  on 
tourne  graduellement  la  vis,  de  façon  ù ce  que  le  curseur  (A)  soit  au 
bas  de  sa  course.  La  surface  supérieure  de  la  pièce  anatomique  doit 
à ce  moment  afllcurer  la  surface  supérieure  de  la  table  à section. 
A ce  moment,  on  saisit  le  couteau,'  dont  les  deux  faces  doivent 
être  préalablement  bumectées  avec  de  l'ean  savonneuse,  soit 
avec  de  l’eau  alcoolisée,  ou  avec  de  l'huile.  On  prati(|ue  alors  la 
section  avec  lenteur  et  d’un  seul  Irait  ayant  bien  soin  d’évite 
les  temps  d’arrêts  et  les  reprises. 
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La  coupe  élani  ainsi  pratiquée,  on  tourne  la  vis  d'une  quantité 
proportionnelle  à l'épaisseur  que  l'on  vent  ilouner  à la  tranche,  et 
l'on  recominenee  unenomellc  section.  On  peut  ainsi  avec  e.et  appa- 
reil faire  des  coupes  de  la  moelle  épinière  de  l/HK  à 1/15'  de  mil- 
limètres, puis  des  coupes  du  Imllie,  de  la  protubérance,  du  cerveau 
et  du  foie,  du  rein,  etc.,  ayant  cette  épaisseur,  et  une  large  surface; 
cette  surface  n'est  antre  qtie  celle  do  la  face  supérieure  du  dé  de 
bois  qui  est,  en  moyenne,  de  ô5  millimètres  do  long,  sur  55  de 
large. 

\je  grand  avantage  de  celte  méthode  est  d'économiser  les  coupes, 
puisqu'avec  une  seule  tranche  mince,  bien  faite  on  obtient,  d'un 
seul  coup,  une  série  de  jiréparations  et  1'en.senible  complet  de  la 
pièce  anatomique. 

C'est  avec  un  appareil  à sections  construit  d'après  les  mêmes  don- 
nées, mais  dans  des  proportions  beaucoup  plus  considérables,  que 
ÜL  I .uys  a pu  parvenir  à faire  des  coupes  régulières  et  successives 
du  cerveau  dans  son  entier,  soit  dans  le  sens  verlie.al,  soit  dans  le 
sens  horizontal.  Il  a pu  obtenir  ainsi  des  représentations  photogra- 
phiques de  sections  dn  cerveau,  suivant  son  grand  diamètre,  de 
1 millimètre  d'épaisseur,  et  parfaitement  réussies  au  point  de  vue 
de  l'ensemble.  I 

Je  dois  la  description  de  cet  appareil  et  les  dessins  qui  s'y  rap- 
portent il  M.  J.  Luys,  qui  les  a obligeamment  exécutés  sur  la  de- 
mande (|iie  je  lui  en  ai  faite. 

541.  C'est  sur  des  dispositions  dn  genre  des  précédentes  que 
repose  la  construction  des  tables  à faire  les  coupes  des  tissus 
et  des  organes  animaux  durcis,  des  tiges , des  fruits  et  autres 
parties  des  plantes  que  livrent  les  préparateurs  d'objets  micro- 
scopiques. Il  y a de  ces  tables  dans  lesquelles,  non-seulement  une 
vis  micrométrique  peiinet  de  déterminer  par  centièmes  de  mil- 
limètre l'épaisseur  de  la  coupe  enlevée,  mais  encore  dans  les- 
quelles le  couteau  est  représenté  par  un  tranchoir  mince,  à tran- 
chant oblique  ou  courbe  et  mû,  autour  d'un  axe  fixe,  à l'aide 
d'une  petite  manivelle  qui  permet  de  lui  imprimer  un  mouvement 
d'une  rapidité  voulue. 

Appareil  h faire  des  coupes,  système  Cachet. 

542.  I.e  principe  sur  lequel  repose  cet  instrument  est  différent  de 
celui  des  autres  systèmes.  Au  lieu  de  traneber  en  faisant  glisser  obli- 
quement une  lame  droite,  on  coupe  à l'aidcde  cctappareil  en  faisant 
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tourner  une  lame  dont  le  tranchant  esl  détenuinc  suivant  une  courbe 
spirale  de  façon  que  tous  les. 
points  de  ce  tranchant  avan- 
cent proffressivement  et  régu- 
lièrcincnt  dans  la  niasse  de 
rolijci.  Sur  un  plateau  lourd 
fflg.  94)  SC  trouvent  deux  co- 
lonnes, l’une  portant  à son  som- 
met une  lame  A,  taillée  en  forme 
de  spirale,  épaisse  à son  centre 
et  affilée  très-linenient  sur  les 
bords  ; sa  surface  inférieure 
est  absolument  plane.  Klle  est 
montée  sur  un  piioteton  la  fait 
tourner  au  moyen  de  la  petite  manivelle  M ; le  plateau  circulaire  sur 
lequel  parait  poser  la  lame  eu  est  séparé  d'un  millimétré  et  se  |ilace 
là  siinpleinent  pour  la  protéger  et  écarter  les  accidents.  L’autre  co- 
lonne contient  une  vis  micromélri(|ue  Ü faisant  mouvoir  un  tube 
portant  une  bague  tl  à vis  installée  sous  la  lame.  C’est  dans  celte 
bague  qn’on  fixe  l’objet.  Il  peut  aussi  èirc  placé  et  collé  dans  un 
tube  glissant  dans  celte  bagne.  I,  objet  est  alors  laissé  saillant  de 
(jnelques  millimétrés  et  on  le  fait  déborder  nu  peu  au-dessus  du 
plateau,  la  I une  ayant  été  an  préalable  tournée  de  manière  à ce 
que  l’ouverture  du  plateau  soit  libre  ; ou  régie  ensuite  avec  lavis 
la  hauteur  de  l’objet  afin  que  son  plan  supérieur  soit  un  peu  au- 
dessus  du  plan  (le  lame.  Celle-ci  en  tournant  vient  jilaner  la  surface, 
puis  ou  se  sert  de  l’inilex  placé  à coté  de  la  division  pour  savoir  de 
combien  on  doit  faii  e monter  la  vis  pour  produire  des  coupes  d’une 
épaisseur  donnée,  f iles  peuvent  être  de  yU  millimètre  si  l’ap- 
pareil esl  d’une  construction  soignée. 


CHAPITRE  H 


< 


De  qtteb|iiea  bietreiBeale  d’enatomie  dont  dn  microeoope 

demende  l'enplol. 

Des  (lii/uillvs  à dissection. 

ôiô.  Pour  étudier  leséléments  aiialomiqucs  et  parfois  aussi  les  tis- 
sus il  faut  des  aiguilles  à manche,  faites  en  acier,  à pointe  Irés-aigué, 
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à corps  inllexiblo,  (lilos  niijiiilles  de  Strnu.ts-Diirckheimim  ilc  Lebcrl. 
Il  on  l'aiiluiio  paire  de  droites  (pl.  I,  lij».  8)  et  une  joiire  de  courbes, 
à courte  courbure,  ranienanP  la  pointe  presqu’à  angle  droit  par 
rapport  à l’axe  du  manche  (lig.  9).  Ce  dernier  doit  être  hexagone  ou 
octogone,  de  volume  égal  dans  toute  sa  longueur,  afin  qu'on 
puisse  le  faire  tourner  aisément  et  avec  égalité  de  mouvements 
entre  ses  doigts,  touPen  le  tenant  solidement. 

Il  est  trois  défauts  que  les  fabricants  s’obstinent  généralement  à 
donner  à leurs  aiguilles  cl  qui  doivent  les  faire  rejeter  pour  en 
choisft’  d’autres.  Ce  sont  : 1“  la  flexibilité  du  corps  ou  lige  de  l’ai- 
guille qui  enlève  toute  sili  eté  aux  mouvements  qu’on  leur  fait  exé- 
cuter pour  écarter  des  corps  un  peu  adhérents  les  uns  aux  autres  ; 
2“  la  trop  grande  courbure  ou  la  direction  obliipic,  ou  à angle  obtus 
de  la  pointe  par  rapport  à la  tige  donnée  aux  aiguilles  courbes,  qui 
fait  que  l'aiguille  tourne  entre  les  mains  dés  (pi’on  est  obligé  de 
s’en  servir  avec  quelque  effort  ; ô"  l’aplatissement  du  manche  qui 
est  gênant  pour  un  grand  nombre  de  mouvements  qu’on  doit  faire 
subir  aux  aiguilles,  particnliérement  lorsqu’on  veut,  par  un  mou- 
vement de  rotation  sur  leur  axe,  débarrasser  leur  pointe  do  quel- 
que corps  lui  adhérant. 

Les  aiyuilles  tranchantes,  dans  le  genre  des  aiguilles  à cataracte, 
sont  souvent  nécessaires  pour  les  dissections  sous  le  microscope.il 
en  faut  qui  soient  droites  cl  d’autres  courbes,  soit  sur  le  plat,  soit 
sur  le  tranchant  en  forme  de  serpette. 

7)ii.  On  peut  aussi  avoir  des  porte-aiguilles, c’esl-à-ilirc  des  man- 
ches comme  les  précédents  qui,  au  lieu  d’une  aiguille  fixe,  portent 
une  tige  métallique  fendue  en  ti  oisoueu  (piatre  Jiranches,  (|ue  l’on 
rapproche  à l’aide  d’un  anneau  coulant,  après  avoir  mis  entre  elles 
une  aiguille  à coudre  ou  une  éj)ingle  plus  ou  moins  grosse.  Si  l’on 
excepte  quelques  recherches  spéciales  d’anatomie  comparée  on  do 
physiologie,  l'emploi  de  ces  instruments  est  rarement  exigé,  et  ils 
ne  valent  pas  les  aiguilles  décrites  plus  haut. 

Ücs  scaljtels. 

3io.  Il  est  inutile  de  décrire  ici  les  scalpels  nécessaires  pour  les 
éludes  microsccqiiques  ; ce  sont  les  mêmes  que  dans  tous  les  antres 
genres  de  dissections  ; ils  doivent  être  les  uns  plus  ou  moins  i)etils, 
les  autres  de  grandeur  ordinaire. 

I)es  rasoirs. 

Ô40.  Les  rasoirs  destinés  à faire  les  coupes  des  tissus  ailimaux  et 
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vôfrolaux,  doivent  être  de  la  meilleure  qualité  cl  de  la  meilleure 
Irenipe  possible.  Ils  peuvent  être  enirnanehés  connue  les  rasoirs  à 
barbe  ou,  au  contraire,  à tnanl^hc  fixe.  Les  premiers  sont  préféra- 
bles, car  ils  sont  d'un  emploi  an  moins  aussi  commode  el  il  est  bien 
plus  facile  de  les  préserver  de  tout  accident. 

Il  faut  en  avoir  au  moins  un  à faces  planes  du  dos  vers  le  tran- 
chant, el  un  autre  t\  faces  concaves  ou  évidées  du  dos  vers  le  tran- 
^ chant.  Ce  dernier  sert  snrioul  pour  le.s  coupes  des  tissus  mous  ou 
friables. 

Ôi7.  Il  e,st  presque  toujours  nécessaire  d’affiler  les  rasoirs  avant  de 
s’en  servir  pour  faire  une  coupe  que  l’on  tient  à réussir.  Pour  cela, 
ou  les  passe  un  certain  nombre  de  fois  sur  uue'fiieiTe  affiler  de 
bonne  qual  té,  (pie  l'on  se  sera  procurée  chez  les  fabricanis  d'in- 
struments de  chirurgie.  On  sait  qu'il  faut  avoir  soin  de  tenir  le  ra- 
soir bien  applicpié  sur  la  meule,  sans  trop  appuyer,  après  quoi  on 
le  passe  sur  un  cuir  à affiler,  choisi  parmi  les  plus  fins  dont  on  ,se 
sert  pour  les  rasoirs  à barbe.  Chacmi,  du  resie,  arrive  à cet  égard, 
à choisir  tel  ou  tel  des  moyens  d’affiler  employés  d’un,  pavs  à 
l’aulre. 

Des  cimtmuf. 

Ôi8.  Pour  pratiquer  de  grandes  coupes  du  cerveau,  du  cervelet, 
du  foie,  de  la  rate,  du  rein,  de  la  langue,  etc.,  il  faut  avoir  un  largo 
el  long  couteau  à lame  mince,  à faces  planes  ou  à faces  évidées. 
Ces  instruments,  (pii  sont  analogues  à ceux  ipi’on  emploie  en  ana- 
tomie descriptive  pour  les  coupes  de  rencéphale,  ne  sont  utiles  que 
lorsqu’on  Se  propose  de  faire  des  recherches  scientilupies  spéciales 
sur  le  système  nerveux  central,  sur  les  acaléphes  de  grand  volume, 
tels  (pie  les  rhizostomes,  etc.  Comme  tous  les  fabricants  d’instru- 
ments de  ebirurgie  en  ont  acluellcmenl,  il  est  inutile  d’en  donner 
ici  une  description  détaillée'!  (V.  aussi  fig.  !)ô.) 

Pour  certaines  recherches  spéciales  encore,  pour  faire  des  coupes 
do  tissus  végétaux  ou  animaux  de  peu  de  consistance,  il  est  souvent 
utile  d’avoir  un  couteau  à lame  mince  triangulaire  ou  en  forme  do 
fer  do  lance,  de  la  grandeur,  de  l’épais  eur,  et  à peu  prés  de  In 
forme  des  ancieiuf  c.outeaux  :'i  cataracte.  (Voy.  aussi  fig.  90.) 

Des  ciseaux  el  des  77iicrolomes. 

."iO.  Les  ciseaux  nécessaires  pour  faire  les  préparations  micro- 
scopiques sont  les  mêmes  que  ceux  qui  servent  aux  dissections.  Il 
faut  en  avoir  surtout  de  petites  dimensions,  tant  di'oits  (pie  coiirhes 
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sur  11*  plat,  sur  le  tranchant  et  ohli(|ues.  Quelques  fabricants  dimi- 
nuent la  largeur  des  anneaux  de  ces  insti unients,  (iropoi'tionnelle- 
meiil  à la  petitesse  des  laines,  jusqu’au  peint  de  rendre  difticile 
remploi  de  ces  ciseaux  lins.  Il  faut  avoir  sein  de  ne  pas  prendre 
ceux  qui  sont  faits  d’une  manière  aussi  peu  rationnelle. 

Pour  les  dissections  sous  le  microscope,  l'usage  des  ciseaux  ordi- 
naires à anneaux  est  difficile.  Strauss-Uurcklieim  les  avait  remplacés 
par  rinstrurnent  qu'il  a nommé  microlome  (pl.  1,  fig.  iO),  sorte  de 
ciseaux  à ressort  toujours  ouvert,  facile  à manier  entre  le  pouce  et 
l’index  par  sinqile  pression  ; une  vis  à deux  écrxnis  jicrmetlait  de 
limiter  A volonté  la  fermeture  et  l'écartement  des  lames. 

Le  ciseau  à manche  cl  à ressoi  t décrit  plus  haut  (page  70,  tig.  1 0), 
lui  est  du  reste  préférable  de  beaucoup. 

hepuis  Strauss,  on  a parfois  donné,  mais  à tort,  le  nom  de  tnicio- 
slome  aux  instruments  destinés  à faii'e  des  coupes  minces  de  divers 
tissus  ou  i\  faciliter  leur  exécution  en  en  réglant  l’éqiaisseur,  etc., 
décrits  plus  haut  (p.  2 tûet  2f7). 

Des  pinces. 

.".‘lO.  Indépendamment  des  [linces  ordinaires  à dissection,  il  faut 
une  paire  ou  deux  des  pinces  suivantes  ; pinces  ordinaires  fines  et 
tré*.-fiucs,  droites  et  courbes,  les  unes  lisses,  les  autres  dentées 
(fig.  17,  page  77)  et  des  pinces  à dents  de  rat. 

Il  est  utile  d'avoir  deux  paires  do  pinces  à pointes  lisses  et  effi- 
lées, aiguës  (fig.  18,  c.  p.  77)  presque  comme  des  aiguilles,  mais 
aplaties  eu  dedans  et  d’autres  à branches  fortes,  à pointes  aiguës 
prismati(|iics,  dites  pinces  de  Strauss,  h s unes  courbes  les  autres 
droites  tfig-  18,  o et  b,  p.  77).  Elles  sont  très-utiles  dans  les  dis- 
sections cmbryogénii|ues  et  dans  celles  des  petits  invertébrés. 

Ces  iiinces  sont  dites  brucelles  et  presselles,  selon  que  leurs  bouts 
sont  lisses  ou  dentés,  et  pai  fois,  d’un  labricant  à l’autre,  elles  re- 
çoivent indifféremment  l’iin  ou  l’autre  de  ces  noms. 

Dans  les  dissections  d’ovules, d’oeufs, d’embryons,  à l’a  il  nu,  sous 
la  loupe,  le  doublet  ou  le  microscope,  les  pinces  à bouts  ou  à mors 
lisses,  non  dentés  sont  très-utiles  pour  séparer  Jes  membraues  ou 
feuillets  blastodermiques,  amniotique,  allanto'idicn,  les  séreuses,  et 
autres  pellicules  délicates,  parce  que  dés  (ju’on  cesse  de  les  presser 
les  morsahandoimcnl  les  tissus  à la  jilace  où  ou  les  a tirés.  I.es  pin- 
ces à mors  leur  restent  au  contraire  adhérentes  et  les  enirainent  sur 
tel  ou  tel  point  de  la  préparation  lorsqu’on  les  porte  ailleurs  pour 
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saisir  un  autru  organe,  de  manière  urdinaireniciit  à nuire  aux  obser- 
vations. 

Microphore  de  Strauss-Durckheim  ou  pince  à tenir  des  auteurs 
anglais. 

551.  Pour  tenir  les  objets  sous  le  doublet  ou  le  microscope  et 
leur  donner  différentes  positions,  il  est  commode  d’employer  la 
pince  à tenir  ou  microphore,  que  l’on  fixe  sur  le  inicioscope  de 
différentes  manières  (lig.  75).  Elle  est  montée  à charnières  sur 
une  tige  B qui  s’en- 
gage dans  un  trou  pra- 
tiqué sur  le  bord  du 
porte-objet.  L’objet  est 

saisi  en  pressant  sur  ^''8-  '-B-  — Microphore  ou  pince  4 tenir  les  objets 
' dans  lc-4  microscopes. 

le  bouton  , et  il  est 

maitttettu  entre  les  mors  P.  En  faisant  glisser  par  le  moyen  de 
la  pièce  C la  tige  de  la  pince  dans  sa  monture  et  en  faisant  tourner 
celle-ci  verticalement  autour  de  son  axe,  et  cet  axe  autour  de  la 
tige  B,  011  peut  placer  l’objet  dans  le  champ  du  nticroscope  et 
datis  la  position  voulue,  l’examiner  sous  toutes  ses  faces.  L’autre 
extrémité  de  la  pince  porte  souvent  une  petite  boite  de  cuivre 
garnie  de  liège  et  percée  de  trous  sur  les  côtés.  On  peut  y fixer 
alors  des  épingles  ordinaires,  à la  tète  desquelles  on  colle  de  petits 
objets  à l'aide  de  la  gomme  ou  bien  de  petits  disques  en  papier 
sur  lesquels  on  attache  les  ohjels  que  l’on  peut  examiner  avec  le 
miroir  de  Liebcrkùlm  (Cai'penler)  Ce  procédé  pour  tenir  les  objets 
était  jadis  très  en  faveur;  mais  il  estmaintenant  abandonné,  parce 
qu’on  ne  se  sert  plus  giière  de  l’éclairage  de  Lieberkühn 

Des  baquets  à dissection. 

55‘2.  Les  dissections  et  les  observations  qu’on  fait  à l’aide  du  mi- 
croscope à dissection  doivent  être  presque  toujours  pratiquées 
sous  l’eau,  qui  maintient  les  organes  soulevés  et  empêche  chaque 
saillie  de  l’objet  de  rélléchir  la  lumière  en  tous  sens;  réflexion  qui 
gène  beaucoup  l’examen.  Pour  cela  on  emploie  des  baquets  de  verre 
au  fond  desquels  on  fixe  une  plaque  de  liège  couverte  de  drap 
noir,  ou  bien  on  coule  autour  du  liège  de  la  cire  noire,  rendue 
moins  cassante  |)ar  addition  d'un  cinquième  environ  d’axonge.  On 
noircit  la  cire  avec  du  noir  de  fumée  ; il  faut  en  verser  jusqu’à  ce 
que  le  liège  soit  recouvert  d’une  couche  de  3 ou  4 inilimètres  ; 

C Iloiii!i  — Microscope.  IT 
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cotte  couche  facilite  la  pénétration,  dans  la  plaque  de  liège  sous- 
jacente,  des  épingles  fines  dont  on  se  sert  pour  maintenir  les  objets 
à disséquer. 

Étaler  convenablement  l'animal  ou  l’organe  sous  l'eau,  en  le 
fi.\ant  avec  des  épingles  d'une  finesse  proportionnée  au  volume  de 
ces  objets,  constitue  souvent  la  plus  grande  difficulté  des  dissec- 
tions faites  sous  le  microscope  ; d'autant  plus  que  l’eau  tend  à cha- 
que instant  à soulever  le  liège  ou  la  cire  dans  lesquels  on  plante  les 
pointes.  Ces  corps  tendres  se  détachent  surtout  quand  on  tii'C  sur 
celles-ci  pour  les  enlever.  Aussi  faut-il  souvent  prendre  des  ba- 
quets à bords  droits  qui  permettent  de  fixer  le  liège  ou  la  plaque 
de  cire  avec  des  coins.  Autrement  il  faut  les  maintenir  avec  des 
poids  métalliques.  Ces  baquets  peuvent  être  ronds  ou  carrés,  en 
verre,  en  faïence  ou  en  porcelaine. 

ô Ù5.  Comme  la  surface  de  l'eau  réHécbil  des  rayons  qui  pénétrent 
dans  l’objectif  et  nuisent  à la  vision  nette  de  l'objcl,  surtout  quand 
des  gouttes  d’huile  s’élèvent  de  la  préparation  jusqu’à  la  siiper- 
llcie  du  li ijuide  pour  s’y  étaler,  il  est  utile  dans  bien  des  cas  de 
disséquer  dans  un  baquet  assez  profond  pour  que  la  lentille  infé- 
rieure de  l’objectif soit  immergéedans  l’eau. Non-seulement  onévite 
alors  les  inconvénients  sus-indiqués,  mais  on  obtient  les  avantages 
signalés  à propos  des  objectifs  à immersion.  Il  faut  avoir  soin  après 
chaque  observation  de  dévisser  la  lentille  de  l’objectif  qui  a plongé 
dans  l’eau  pour  en  essuyer  les  verres  et  les  tours  de  vis.  L'n  usage 
trés-prolongé  de  ce  moyen  en  disséquant  dans  l'eau  de  mer  finit  par 
altérer  la  mouture  de  cette  lentille,  mais  comme  il  s’agit  là  d’ob- 
jectifs faibles,  peu  coûteux  et  faciles  à remplacer,  il  faut  devant  les 
avantages  obtenus,  savoir  au  besoin  se  résigner  à ce  sacrifice. 

Des  jmnleg  et  des  épingles  à fixer  les  objets  à disséquer. 

•ViA.  Les  épingles  employées  dans  les  dissections  microscopiques 
peuvent  être  dos  épingles  oïdinaircs,  ou  mieux  des  épingles  à pi- 
quer les  insectes.  On  les  prend  de  différentes  grandeurs  et  gros- 
seurs. Une  ]iince  tranchante  sert  à les  couper  quand  leur  longueur 
gène  les  mouvements  de  la  |)ièco  sous  le  microscope  ou  ceux  des 
instruments  à dissection.  On  les  plante  avec  les  doigts  ou  mieux  en 
les  saisissant  avec  des  brucelles  ou  une  piiiceà  dissection  ordinaire. 

Le  cuivre  des  épingles  pa.sse  à l’état  de  sels  de  cuivre  au  bout 
d’un  jour  ou  environ,  au  contact  de  l’eau  de  mer  ou  des  liquides 
conservateurs,  soit  salins,  soit  acides,  dans  lesquels  on  opère  les 
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disscclfoiis  sous  le  microscope.  Ces  sels  de  cuivre,  en  se  dissolvant, 
colorent  le  liriuide  et  niôinc  les  tissus,  de  munière  à gêner  l'obser- 
vateur. Aussi  (loit-on  remplacer  souvent  les  épingles  par  de  fines 
épines  de  pseudo-acacia,  mais  surtout  des  cactus,  dont  il  est  utile  de 
faire  provision  chez  les  jardiniers,  quand  on  peut  être  appelé  à 
faire  des  dissections  de  mollusques,  d’annélides,  d’embryons,  etc. 
Ces  épines  et  celles  ,de  prunier  sauvage  et  d'aubépine  constituent 
lé  meilleur  moyen  que  l'on  puisse  employer  pour  fixer  les  prépara- 
tions anatomiques  et  zoologi(|ues  des  musées,  étalées  sur  des  lames 
de  verre  percées  ou  sur  des  plaques  de  liège  et  de  bois  plongées 
dans  un  liquide  conservateur. 

Des  pinceaux. 

355.  Indépendamment  des  pinceaux  destinés  au  dessin,  les  ana- 
tomistes doivent  avoir  deux  ou  trois  des  pinceaux  employés  pour 
la  peinture  au  lavis,  l’un  mou,  on  poil  d'écureuil,  l'autre  plus 
rigide,  en  poil  de  blaireau  ou  de  martre. 

Le  pinceau  mou  sert  à mouiller  la  lame  du  rasoir  ou  du  couteau 
à faire  les  coupes  des  tissus  durcis. 

Le  même  pinceau  ou  le  pinceau  plus  ferme  sert  à enlever,  étaler, 
retourner  et  manier  de  divei-scs  façons,  dans  les  liquides  où  on  les 
fait  tomber  ou  sur  le  porte-objet,  certaines  coupes  minces  des  tissus 
durcis  qu'on  briserait  en  les  saisissant  avec  des  pinces  ou  des  ai- 
guilles. 11  sert  aussi  à balayer  les  deux  faces  de  ces  coupes  pour 
en  enlever  des  fragments  de  tissus  ou  des  corps  étrangers  pouvant 
en  gêner  la  préparation  et  l’examen. 

11  sert  même  à pratiquer  une  sorte  de  dissection  des  coupes  minces 
de  quelques  tissus,  comme  celui  du  rein,  des  glandes  lymphatiques, 
du  foie,  de  la  rate,  etc.  dont  il  entraîne  les  éléments  cellulaires,  quand 
on  s’en  sert  comme  d'une  brosse  ou  d’un  balais.  Après  son  action, 
il  laisse  la  trame  vasculaire  ou  fibreuse  bien  plus  nettement  visible 
qu’elle  n’était  avant  d’étre  débarrassée  de  la  sorte  des  cellules  inter- 
posées et  superposées  à CCS  filaments  et  aux  capillaires.  Cesderniers 
peuvent  alors  parfois  être  étudiés  isolément  avec  une  grande  netteté. 

Le  pinceau  peut  aussi  être  employé  iiour  faire  couler  en  quantité 
voulue  un  liquide  dont  il  est  imbibé,  soit  à la  surface  d’inie  coupe, 
soit  entre  les  deux  lames  de  verre.  Privé  de  liquide  sans  être  tout  à fait 
sec,  il  peut  an  contraire  servira  pomper  par  capillarité  et  enlever 
l'excès  du  fluide  d'une  préparation;  on  le  fait  souvent  avec  uiijietit 
morceau  de  papier  non  collé,  mais  le  pinceau  vaut  beaucoup  mieux. 
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Enfin  les  pinceaux  secs  soni  très-utiles  pour  enlever  la  poussière 
à la  surface  des  lentilles  de  l'objectif,  des  oculaires  ou  des  lamelles 
recouvrant  les  préparations,  surtout  dans  les  cas  où  celles-ci  ne 
doivent  pas  être  comprimées. 


CHAPITRE  III 


De  qv^qaes  inetrtunents  de  chimie  nécessaires  aox  étsdes  microscopiques. 

556.  11  est  un  certain  nombre  d'instruments  qui,  de  tout  temps, 
ont  été  utilisés  dans  les  laboratoires  de  cliiinie,  dont  l'usage  du 
microscope  exige  souvent  l'emploi. 

Ce  sont  : 1°  les  baguettes  de  verre  dites  agitateurs,  qui  servent  à 
chaque  instant  à prendre  une  goutte  d'eau  ou  de  tout  autre  liquide 
dans  lequel  on  veut  faire  une  préparation,  ou  que  l'on  ajoute  à 
celle-ci,  ou  encore  une  goutte  des  liquides  normaux  ou  morbides 
que  l’on  veut  observer. 

2”  Des  tubes  ouverts  aux  deux  bouts  et  des  pipettes  pour  prendre 
des  corpuscules  par  aspiration  ou  par  ascension  du  liquide  dans  le 
tube  plongé  d'abord  jusqu’au  fond  du  vase,  avant  qu'on  enlève  le 
doigt  qui  d'abord  avait  été  placé  sur  son  orifice  supérieur.  C'est  de 
la  sorte  que  l'on  prend  les  divei's  dépùts  dans  les  liquides  sains 
ou  altérés,  les  ovules,  les  embryons,  les  infusoires,  etc.,  dans  l’eau 
où  ils  sont  plongés. 

3“  Des  tubes  fermés  à la  lampe,  et  soit  ouverts,  soit  fermés  d’un 
bouchon  de  liège  ou  à l’émeri,  pour  y conserver  des  objets  de 
toute  sorte  ou  les  y soumettre  à l'action  de  la  chaleur,  des  réac- 
tifs, etc.,  avant  de  les  examiner.  Il  est  bon  d'en  avoir  de  toutes 
grandeurs,  depuis  ceux  qui  sont  longs  de  2 é 3 centimètres  jusqu’à 
ceux  de  15  à 50  centimètres  ou  environ. 

Des  verres  à pied  ou  à expérience  sont  souvent  utiles  pour  y 
laisser  reposer  des  liquides  pouvant  donner  un  dépél  qui  se  ras- 
semble vers  le  fond  rétréci  du  vase. 

5°  Des  baquets  en  verre,  des  verres  de  montre,  des  capsules  et  des 
soucoupes  en  porcelaine,  destinées  à l’exécution  de  (piclques  réac- 
tions, à l’observation  des  petits  animauxquel'on  veut  examiner  àtin 
moment  donné,  ou  à étaler  des  tissus,  sont  également  nécessaires. 

6°  Une  lampe  à alcool,  de  petits  trépieds,  supjwrts  ou  tablettes  per- 
cées, pour  tenir  au-dessus  de  la  première  un  verre  de  monirc  ou 
des  capsules  et  des  étagères  pour  tenir  droits  les  tubes,  tels  sont 
encore  les  instruments  souvent  employés. 
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TROISIÈME  SECTION 

DES  AGENTS  PHYSIQUES  ET  CHIMIQUES  QUI  SERVENT  A U PHÈPAR.ATION 
ET  A L'EXAMEN  DES  OBJETS  MICROSCOPIQUES. 

357.  lecture  du  titre  de  cette  section  suffît  pour  montrer 
quel  est  exactement  le  sujet  dont  elle  traite.  Quant  aux  agents  variés 
qui  servent  à la  conservation  des  objets  préparés,  tels  que  certains 
mélanges  complexes,  les  bitumes,  les  luts,  etc.,  il  n’eu  sera  ques- 
tion que  dans  la  section  suivante,  consacrée  à l’étude  dos  diverses 
manières  d’exécuter  les  préparations  et  de  les  consen-cr. 

358.  bans  un  livre  qui  a pour  destination  essentielle  de  traiter 
de  questions  techniques,  il  n’y  a pas  lieu  de  s’étendre  longuement 
sur  les  propriétés  générales  des  réactifs  mis  en  œuvre  pour  étudier 
les  corps  invisibles  à l'œil  nu.  Pourtant  il  est  quelques  indications 
préliminaires  ipi’il  est  utile  de  donner  et  qui  se  rapportent  aux  pro- 
priétés optiques  de  ces  agents,  d’une  part,  à leur  action  ebimique  de 
l’autre. 


CHAPITRE  PREMIER 

Des  propriétés  opiiqoeo  des  sgsnts  cbiroiqnes  enq>!oyés  en  micregrspbie. 

359.  Il  faut  ici  rappeler  que  les  objets  dont  l’existence  et  les  ca- 
ractères sont  décelés  par  le  microscope,  sont  presque  toujours 
observés  par  lumière  transmise  et  réfractée  au  travers  de  toute 
l’épaisseur  de  leur  substance;  que,  par  conséquent,  on  doit  se 
préoccuper  autant  que  possible  de  connaître  l’indice  de  réfrac- 
tion des  corps  étudiés.  Rien  de  plus  utile,  en  effet,  que  d’être  fa- 
milier avec  tout  ce  qui  regarde  la  dioptrique  quand  on  est  obligé 
de  SC  servir  du  microscope,  dont  l’invention  a été  inspirée  par  les 
découvertes  de  cette  partie  de  la  physique. 

De  l'inilice  de  réfraction  des  objets  microscopiques  et  de  leurs 
véhicules. 

360.  Très- généralement  la  lumière  passe  au  sein  de  la  prépa- 
ration d’un  milieu  moins  réfringent  dans  un  milieu  plus  réfrin- 
gent représenté  par  les  objets  examinés.  Ce  liquide  est  habituelle- 
ment de  l’eau,  de  la  glycérine,  de  la  gélatine,  une  essence,  une 
térébenthine,  une  sérosité,  etc  , dans  lesquels  ces  objets  sont  dis- 
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posés  de  telle  sorte  que  la  lumière  qui  leur  arrive  passe  en  fait, 
de  ec  fluide  ou  du  verre  porte-objet  dans  leur  épaisseur  et  non 
de  l'air  dans  leur  épaisseur.  La  lumière  est  donc  réfractée  dans 
ces  préparations,  en  raison  de  l'indice  de  réfraction  de  l’objet 
étudié  par  rapport  é celui  de  l’eau,  de  la  glycérine  ou  des  autres 
liquides  employés. 

La  visibilité  des  contours  do  chaque. objet  étant  d’autant  plus 
grande  que  l'indice  de  réfraction  de  sa  substance  l'emporle  davan- 
tage sur  celui  de  ces  derniers,  il  faut,  pour  bien  interpréter  chaque 
observation,  connaître  au  moins  approximalivement  quel  est  l’i'n- 
dice  de  rcfraclion  du  solide  observé  par  rapport  an  lù/uide  qui  lui  sert 
de  véhicule  dans  la  préparation.  Celte  relation,  comme  on  le  sait, 
est  exprimée  par  le  quotient  obtenu  en  divisant  le  nombre 
qui  désigne  l'indice  de  réfraction  du  solide  par  le  nombre  repré- 
sentant l'indice  de  réfraction  du  véhicule.  Ainsi,  par  exemple,  l’in- 
dice de  réfraction  du  tissu  de  la  cornée  étant  l,5.‘i0,  si  on  le  divise 
par  1,506,  qui  désigne  celui  de  l’eau,  on  obtient  le  nombre  1,001, 
qui  exprime  l’indice  de  réfraction  de  la  cornée  par  rapport  à l’eau. 

La  faible  différence  qui  existe  entre  ces  deux  derniers  nombres, 
fait  saisir  pourquoi  les  contours  dos  fragments  du  tissu  de  la 
cornée  mis  dans  l’eau  sont  pâles  et  relativement  difficiles  à voirsous 
le  microscope,  quelle  que  soit  la  netteté  de  leur  délimination. 

Nous  aurons  à revenir,  du  reste,  plus  bas,  sur  ce  point.  Ces 
données  font  comprendre  qu’il  est  toujours  utile,  au  début  des 
études,  d’observer  un  même  objet  successivement  dans  des 
liquides  doués  de  pouvoirs  réfringents  différents. 

Du  pouvoir  réfringent  des  objets  microscopiques  et  de  leurs 
véhicules. 

501.  Il  n’est  pas  inutile  do  connnitre  le  pouvoir  réfringent  des 
objets  étudiés  et  de  leurs  véhicules,  c esl-â-dire  le  mode  d’action 
des  corpuscules  sur  la  lumière,  en  vertu  des  différences  de  leur 
nature  moléculaire  ou  chimique,  indépendamment  de  leur  densité. 

Ainsi,  le  pouvoir  réfriiigeut  de  l'eau  étant  0,785,  et  de  1,255 
pour  le  camphre,  les  granules  de  celui-ci  ont  un  contour  net  et  foncé 
comme  les  grains  de  fécule  dans  l’eau  sous  le  microscope.  Ce  pou. 
voir  est  de  1,201  {huile  d olive)  à 1,282  (huile  de  lin)  etl,551  (rire)  < 

pour  les  corps  gras  et  cireux  qui  ont  tous,  dans  les  préparations 
aqueuses,  un  aspect  des  plus  frappants  sous  ce  rapport.  Au  con- 
traire, le  contour  des  grains  ou  des  gouttes  de  ces  corps,  tout  en  res- 
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tant  net,  est  pâle,  peu  trancliâ  sous  le  microscope,  si  on  les  examine 
avant  qu’ils  soient  dissous,  dans  l'essence  de  térâbenlhine  dont  le 
pouvoir  réfringent  est  de  1 ,522  (ou  même  dans  l’alcool  dont  le 
pouvoir  réfringent  est  1,012),  c’est-à-dire  peu  différent  de  celui  de 
CCS  composés.  C’est  encore  ce  qui  fait  que  les  fragments  de  verre, 
même  globuleux,  dont  le  pouvoir  réfringent  est  de  0,.'j55  ù 0,754, 
offrent  toujours  un  contour  net  peu  foncé  sous  le  microscope,  tant 
dans  l'acide  sulfurique  dont  le  pouvoir  réfringent  est  de  0,612,  que 
dans  l’eau  (0,76,i). 

Du  pouvoir  (lisperisif  dot  oh^tts  placés  sous  le  microscope. 

562.  Disons  ici  quelques  mots  d’un  sujet  dans  lequel  il  ne  s’agit 
plus  d’examiner  comparativement  l’indice  de  réfraction  des  objets 
à étudier  et  celui  du  liquide  dans  lequel  on  les  place;  or  nous  savons 
que  la  différence  de  ces  indices  représente  la  condition  essentielle 
de  la  visibilité  des  corps  transparents  incolores,  et  qu’elle  formule, 
si  l’on  peut  dire  ainsi,  l’inHueuce  décelante  du  réactif,  qui  dansce 
cas,  est  représenté  par  la  lumière.  Dans  ce  sujet,  il  s’agit  de  modi- 
Ocàlious  que  certains  des  corps  observés  font  subir  à la  lumière  â 
l’exclusion  de  tels  ou  tels  autres  corpuscules,  et  qui  fournissent 
ainsi  un  caractère  distinctif  entre  les  premiers  et  les  seconds,  à la 
manière  de  ce  que  font  les  réactifs  en  ce  qui  regarde  les  composés 
qu’ils  attaquent  et  ceux  qu'ils  n’attaquent  pas. 

En  général,  bien  que  cela  ne  soit  pas  ab.solu,-une  grande  puis- 
sance réfractivc  est  accompagnée  d’un  pouvoir  dispersif  énergique; 
c’est-à-dire  que  les  corps  gras,  par  exemple,  le  diamant,  les  essen. 
ces,  les  parties  pileuses  et  cornées,  etc.,  en  réfractant  fortement  la 
lumière,  écartent  davantage  ses  divers  rayons  composants  xiolets, 
indigo,  bleus,  etc.,  que,  ne  le  font  les  corps  albuminoïdes  qui  ont 
un  faible  indice  de  réfraction.  De  là  les  teintes  irisées  (|ue  pré- 
sentent ces  corpuscules  vus  par  lumière  transmise  et  réfractée  sous 
le  microscope , jusqu’à  séparation  en  spectre  des  rayons  compris 
entre  le  violet  et  le  rouge;  rayons  qui,  toujours  rangés  dans  le  même 
ordre,  n’occupent  pas  cependant  des  longueurs  pro]inrtionnelles_ 

Ainsi,  quoi  qu’on  fa.sse,  les  corpuscules  doués  de  ce  pouvoir  disper- 
sif à un  haut  degré  offrent  des  contours  peu  nets,  élargis,  irisés 
tant  qu’on  les  laisse  dans  un  liquide  dont  l’indicede  réfraction  dilfére 
beaucoup  du  leur  ; il  ne  faut  donc  pas,  contrairement  à ce  (|ue  l’on 
entend  dire  souvent,  attribuer  cet  aspect  aux  objectifs  ou  à la  source 
• lumineuse. 
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Ce  phénomène  se  trouve,  comme  ou  le  voit,  lié  avec  les  grandeurs 
des  indices  de  réfraction  correspondants  à chaque  couleur.  Si  l'on 
prend  la  différence  de  ces  indices  entre  le  violet  et  le  rouge,  on 
aura  la  valeur  de  l’intensité  de  la  dixpenion  de  la  lumière,  line 
substance  est  d'autant  plus  dispersive,  que  pour  elle  celte  différence 
est  plus  grande  ; ainsi,  1,550  étant  l’indice  de  réfraction  du  rayon 
rouge,  correspondant  à la  raie  fc du  spectre  do  l'eau,  et  1 ,541  celui  du 
rayon  violet  (raie  h),  le  nombre  0,014  exprime  la  dispersion  de  la 
luiniérc  comprise  entre  la  1"  et  la  7'  raie,  comme  0,0'25  exprime 
la  dispersion  que  cause  ressenca  do  térébenthine. 

505.  Le  tableau  de  la  pageî67,  emprunté  à la  traduction 
française  duTrailéde  la  lumière  de  W.  llorsehel  (Paris  1855,  iii-8, 
t.  II,  p.  277  et  suivantes),  met  en  regard  les  nombres  qui  expri- 
ment: 1“  les  indices  de  réfraction;  2“  les  pouvoirs  réfi'ingents,  et 
5"  les  pouvoirs  disporsifs  de  ceux  des  corps  surlesqnels  on  les  a dé- 
terminés, et  que  les  micrographes  peuvent  avoir  besoin  de  connaitre. 

Les  nombres  qui  concernent  la  glycérine,  le  suKnre  de  carbone, 
la  cornée  et  le  cristallin  sont  les  seuls  qui  viennent  d'autres 
sources. 

Ce  tableau  résume  en  outre  les  données  précédentes.  Il  montre 
entre  autre  choses,  que  l’eau,  l’éther,  le  blanc  d’œuf,  humeur 
aqueuse,  sont  do  ces  substances  celles  qui  ont  la  moindre  dis- 
persion, et  le  diamant,  la  corne,  les  huiles,  les  essences,  les  térében- 
thines, etc.,  celles  qui  ont  la  plus  grande  puissance  à cet  égard, 
que  le  flint  l’emporte  de  beaucoup  sur  le  crown  sous  ce  rapport,  etc. 
A ces  divers  points  de  vue,  le  tableau  suivant  mérite  d’étre  consulté. 

364.  Il  faut  encore  rappeler  ici  que  lorsqu’il  s'agit  d’observer 
sous  le  microscope  des  corpuscules  opaques,  comme  les  granules 
de  charbon  et  de  poussières  métalliques,  il  n'y  a dans  leur  examen 
à tenir  compte,  au  point  de  vue  physique,  que  des  propriétés  opti- 
ques du  véhicule  dans  lequel  ils  se  trouvent  et  non  des  propriétés 
précédentes  des  corps.  En  effet,  alors  le  véhicule  seul  laisse  passer 
la  lumière  transmise  par  le  miroir,  et  il  n’arrive  a l’œil  de  l’obser- 
vateur que  l’ombre  de  l’objet  circonscrit  par  les  rayons  qui  traver- 
sent le  premier,  tandis  que  cchii-ci  arrête  les  autres. 

Au  contraire,  dès  que  les  objets  (flg.  96,  ERD)  sont  plus  ou 
moins  translucides,  il  y a bien  toujours  à tenir  compte  du  phé- 
nomène de  dispersion,  mais  il  n’est  plus  que  partiel;  une  portion 
de  la  lumière  projetée  au-dessous  d’eux  par  le  miroir  les  traverse 
(de  B en  R),  et  ils  la  réfractent  plus  ou  moins,  selon  leur  nature  in- 
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lime,  graisseiiso,  nlbiiininoïdo,  etc.  Ces  corpuscules  jouent,  par 
rapport  A cette  lutnière  (B),  le  rôle  de  prisme  ou  de  lentille,  selon 
leur  rorinc;  prismes  ou  lentilles  indépendants  des  lentilles  objectives 
et  oculaires,  et  non  achromatisés  comme  celles-ci.  Cette  lûinière 
dispersée  se  joint  à leur  ombre,  si  l’on  peut  ilire  ainsi,  et  l'accom- 
pa^'iie  dans  les  réfractions  successives  subies  au  travers  de  l'objectii 
et  de  l'oculaire,  aussi  bien  que  la  lumière  qui  n'a  fait  que  traverser 
les  lames  de  verre  et  le  véhicule  dans  lequel  sont  les  objets  préparés. 


Fig.  90. 


pour  former  image  avec  elle  et  venir  se  joindre  sur  la  rétine.  Le  cor- 
puscule semi-lenticulaire  très-réfringent  EBD,  par  exemple,  viendra 
concentrer,  sous  forme  de  point  brillant  et  lumineux,  entre  KV,  les 
rayons  qu’il  réfracte  (voy.  page  96).  Mais  en  réfractant  la  lumière, 
J1  en  écarte  ou  disperse  les  diverses  sortes  de  rayons  (Er;  Ere;  Ee; 
Dr';  Dre';  etc.), et  donne  lieu  à la  formationd'un  spectrecoloré  au 
même  titre  que  tout  autre  prisme  ou  lentille  composés  par  une 
matière  trés-dispersive.  Ce  .spectre  reçu  sut  la  rétine  en  ee,  ou  encore 
par  un  objectif  qui  le  g'rossit,  et  observé  dans  la  direction  BU,  cir- 
conscrit toujours  le  point  lumineux  auquel,  entre  F et  V,  a donné 
lieu  la  concentration  des  rayons  réfractés  par  le  même  corpus- 
cule EBl)  et  réunis  à son  foyer  F. 

365.  Quand,  sous  le  microscope,  les  corpuscules,  graisseux  ou 
autres,  réfractent  la  lumière  et  la  dispersent  au  [loint  qu'un  spectre 
soit  réellement  formé,  celui-ci  est  grandi  comme  l'image  même  de 
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l'olijot  à laquelle  il  se  superpose,  et  dont,  en  outre,  il  dépasse  né- 
cessairement le  contour.  Notons  que  cet  écartement  des  divers 
rayons  colorés  est,  dés  l'inslant  où  il  a lieu,  favorisé  par  ce  fait  que 
c'est  Un  peu  au  delà  du  foyer  réel  de  l'objectif  que  les  corpuscules 
.à  examiner  doivent  être  placés  pour  que  les  rayons  qui  en  partent 
et  ai  rivent  à l’objectif  s'entre-croisent  au-dessus  de  celui-ci. 

Si  le  corpuscule  est  lui-méme  coloré,  sa  couleur  se  combine  à 
celles  du  spectre.  Si  la  source  lumineuse  est  colorée,  comme  l'est, 
par  exemple,  la  lumière  jaune  des  lampes  à buile  par  rapjiort  à 
la  lumière  rétléchie  ])ar  des  nuages  blancs,  les  couleurs  de  la  por- 
tion du  spectre  qui  déborde  le  contour  de  l’image  de  l'objet  ^e 
combinent  à celte  lumière. 

On  voit  donc,  dés  à présent,  pourquoi  tous  les  corpuscules  qui 
réfractent  fortement  la  lumière,  comme  les  corps  gras,  le  campbre, 
les  résines,  les  carbonates,  etc.,  ont  un  contour  irisé,  et  pourquoi 
ce  contour  et  leur  coloration  propre  varient  de  largeur  et  de  teinte 
avec  la  nature  de  la  lumière  enqiloyéo.  Nous  voyons  eu  même  temps 
pourquoi  les  corps  albuminoïdes  tous  doués  d'un  indice  de  réfrac- 
tion peu  élevé  et  d’un  [K)Uvoir  dis|iersif  trés-faible  ont  sous  le  mi- 
croscope un  contour  pâle,  mais  net.  Ajoutons  que  les  phénomènes 
ci-dessus,  qui  ne  s’observent  <|ue  sur  les  coi  ps  doués  d’un  pouvoir 
dispersif  considérable,  et  ordinairement  d’un  grand  pouvoir  réfrin- 
gent, coexistent  avec  une  irnagede  ces  objetsqui  est  brillante  au  cen- 
tre, et,  au  contraire,  à contour  large  cl  foncé.  I.a  présence  de 
celui-ci  est  due  au  fopi  pouvoir  réfringent,  mais  non  à la  puissance 
dispersive  des  corpuscules.  Le  centre  brillant  est  formé  par  les 
rayons  que  réfractent  le  cylindre  ou  la  lentille  E B It,  représentés 
par  les  corpuscules  doués  d'un  grand  indice  de  réfraction,  rayons 
réunis  au  foyer  de  ces  corps  réfringents  à surface  courbe. 

Le  contour  foncé  est  dû  à ce  que  les  rayons  réfractés  par  ces 
portions  du  cylindre  ou  de  la  lentille  microscopique  se  réunissent 
en  partie  au  foyer  précédent,  et  sont  ou  partie  renvoyés  au  dedans 
même  du  milieu  plus  réfi  iiu'ent  (représenté  par  le  corpu-sciHe)  au 
lieu  d'en  sortir;  ceux-là,  par  conséquent,  n’arrivent  pas  à l’mil  de 
l’observateur,  d'où  lésulle  que  la  rétine  n’est  pas  impi'essionnée 
par  celle  portion  de  l’image;  par  suite  elle  parait  noire,  pendant 
que  la  lumière  qui  traverse  sans  déviation  le  véhicule  péiiphé- 
ri(|ue  éhranle  au  contraire  vivement  celle  membrane  autour  de  la 
partie  précédente,  qui  reste  relativement  en  repos. 
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CHAPITRE  II 

De*  agent*  chimique*  employé*  pour  l'élnde  de*  objet*  mlcro*«oplqae* 

566.  \a‘  l)iolo;,'istP  peut  disposer  comme  d’une  faculté  nouvelle 
de  l'euseinble  des  procédés  chimiques  pour  |ierfectionner  ses  re- 
cherches sur  les  organismes  et  leurs  parties,  ainsi  que  sur  les  actes 
qu’ils  accomplissent.  Ils  coiistitueul  un  ordre  de  ressources  d’une 
imporlaucc  des  plus  grandes,  en  raison  de  ce  que  l’emploi  des 
moyens  qu’ils  nous  fournissent  nous  conduit  plus  prés  de  la  nature 
pi'opre  des  phénomènes  fondamentaux  dont  la  substance  organisée 
est  le  siège. 

I.’irnportance  directe  des  moyens  d’observation,  mais  surtout  la 
valeur  logique  de  la  couuaissance  de  chacun  des  ordres  de  carac- 
tères qu’ils  nous  dévoilent,  vont  en  augmentant  à mesure  qu’on 
ajiproche  davantagft.de  ceux  (|ui  sont  d’ordre  chimique,  c’est-à-dire 
des  lÿ'actious  décelant  les  analogies  et  les  différences  de  la  com- 
position immédiate  de  cha(|ue  espèce  d’élément  anatomique  et 
d’humeur.  La  raison  de  ce  fait  est  que  la  connaissance  de  ces 
données  nous  place  plus  prés  dos  conditions  moléculaires  d’accom- 
plissement dos  actions  exercées  par  les  parties  étudiées.  Elle  nous 
conduit  plus  prés  des  notions  relatives  à leur  état  d’organisation, 
c’est-à-dire  des  conditions  les  plus  directes  de  leur  activité  orga- 
nique. 11  y a donc  dans  l’étude  des  réactions  et  des  autres  caractères 
d’ordre  chimique  des  éléments  anatomiques,  des  humeurs  comme 
des  tissus,  une  question  de  méthode  qui  nous  donne  la  raison  scien- 
tiflque  de  ce  qui  rend  leur  connaissance  plus  importante  encore  que 
celle  des  c.aractéres  physiques,  ou  do  ceux  de  conliguration  et  de  vo- 
lume, lorsqu'il  s’agit  de  distinguer  les  éléments  anatomiques  d’une 
espèce  de  ceux  d’une  autre  espèce.  C’est  ainsi,  par  e.xemple,  que  deux 
éléments  do  même  forme,  de  même  volume,  de  même  consis- 
tance, etc.,  ne  peuvent  être  considérés  comme  de  mémo  espèce 
s’ils  réagissent  diffèromment.  Sous  ce  rapport,  leur  emploi  est  des 
plus  précieux  pour  éviter  de  tomber  dans  les  erreurs  de  fait  et 
d’interprétations,  des  plus  singulières  souvent,  qui  remplissent  la 

‘ l’ar  MM.  Grandi  y (de  I.idgc]  et  Ch.  Robin. 
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plupart  des  travaux  de  ceux  qui  se  bornent  à la  facile  étude  de  la 
texture,  sans  connaitre  préalablement  les  éléments  anatomiques 
romposant  le  tissu,  par  leur  réunion  dans  un  ordre  qui  est  néces- 
sairement subordonné  à leur  nature. 

L'anatomie,  ainsi  que  la  physiologie  normale  et  pathologique, 
dans  nombre  de  leurs  recherches,  mettent  en  usage  de  diverses 
manières  les  procédés  chimiques  pour  distinguer  sous  le  micro- 
scopë  les  éléments  anatomiques  les  uns  des  autres  et  les  humours, 
pour  déceler  l'arrangement  réciproque  des  parties  élémentaires 
composant  les  tissus,  etc. 

L'emploi  méthodique  de  ces  moyens  repose  entièrement  sur  la 
connaissance  des  lois  de  la  combinaison  et  de  la  décotnposition 
des  corps,  d'une  part,  et,  de  l’autre,  sur  celle  des  propriétés  chi- 
miques des  principes  immédiats  constituant  la  substance  des  élé- 
ments anatomiques  et  des  humeui-s  observées.  En  raison  de  la 
nature  de  ces  principes  et  par  suite  de  celle  de  la  substance  qu’ils 
forment,  on  observe  dans  l'usage  des  moyens  chimiques  en  bio- 
logie de  nombreuses  particularités  qui  sont  propres  à cette 
science. 

Les  agents  chimiques  sont  colorants,  dissolvants,  coagulants, 
durcissants,  antiputrides,  etc. , tantôt  ils  sont  employés  dans  le  but 
d’obtenir  uu  résultat  immédiat,  ou  bien  ils  sont  seulement  desti- 
nés à rendre  possible  l’examen  microscopique  et  même  les  dissec- 
tions proprement  dites,  ou,  enfin,  la  conservation  des  tissus,  des 
organes  et  des  individus  entiers.  Ces  divers  composés  peuvent  non- 
seulement  être  empruntés  à ceux  que  fournit  la  chimie,  mais 
encore  <1  l’économie  animale  même;  tels  sont  le  suc  gastrique,  la 
bile,  parfois  utilisés  comme  dissolvants  de  cerUiins  éléments  ana- 
tomiques ou  comme  principes  colorants. 

En  physiologie,  l’emploi  des  moyens  chimiques,  en  tant  que 
destinés  à faciliter  l’observation  directe  des  phénomènes  , ne 
comporte  pas  une  aussi  grande  extension  qu’en  anatomie,  mais 
l’importance  des  résultat:»  obtenus,  quant  à la  détermination 
de  la  nature  des  actes  d’ordre  organique  , n’est  pas  moins 
grande,  cri  ce  qui  concerne  tous  les  phénomènes  digestifs,  les  sé- 
crétions, etc. 

r>fi7.  Quelles  que  soient  les  variétt»  de  forme  et  de  volume  que 
puissent  présenter  les  divers  individus  d’une  même  espèce  d’élé- 
ments anatomiques,  au  point  de  vue  de  l’ensemble  de  leurs  ca- 
ractères extérieurs,  les  phénomènes  qu'ils  offrent  au  contact  des 
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réactifs  cl  leur  c.onipositioii  iiiiiiiédiatc  sont  les  inénics  dans  toutes 
les  parties  du  (airps  sur  les  auiinaux  vertébrés,  et  luéiiie  chez 
tous  les  invertébrés  <lunl  l'organisnic  est  encore  séparable  en  un 
certain  nombre  d’éléments.  Aussi  la  constance  et  runiforinilé  des 
caractères  chimiques  sont  bien  plus  grandes  que  celles  des  carac- 
tères physiques,  et  la  distinction  des  éléments  anatomiques  en  plu- 
sieurs espèces  n’est  pas  basée  seulement  sur  l’examen  des  carac- 
tères physiques.  La  connaissance  de  l’action  des  composés  chimiques 
est  donc  très-utile  sous  ce  rapport,  sans  parler  des  si  nombreuses 
circonstances  dans  lesquelles  on  se  sert  de  ces  matières  pour  dis- 
soudre les  éléments  qui  nuisent  à l’observation  d’autres  espèces, 
ou  pour  colorer  et  rendre  facilement  visibles  ceux  qui  sont  trop 
pâles,  durcir  les  tissus  qui  sont  tiop  mous  pour  être  convena- 
blement tranchés  en  coupes  minces,  ramollir  ceux  qui  sont  trop 
durs,  pour  constater  le  mode  d’entre-croisement,  ou  la  quantité 
relative  de  certains  éléments  dans  un  tissu,  etc.,  pour  rendre  trans- 
parents divei-s  tissus  d’un  organe,  pour  voir  la  forme,  le  volume 
et  les  rapports  intimes  d’autres  parties  de  ce  dernier  qui  restent 
ou  deviennent  moins  translucides,  etc.,  etc. 

Ajoutons  qu’on  ne  peut  être  sûr  de  l’action  réellement  dis- 
solvante d’un  acide,  par  exemple,  qu’autant  qu’aprés  l’avoir  fait  agir 
on  le  sature  à l’aide  d'une  base,  ou  réciproquement  s’il  s'agit  d'un 
alcali.  C’est  ainsi  que  l’acide  acétique,  qui  rend  transparents  et 
homogènes  les  tissus  lamineux  et  fibreux  qu’il  gonfle  au  point 
de  sembler  les  dissoudre  sous  le  microscope,  laisse  réapparaî- 
tre leurs  caractères  quand  on  le  salure  par  la  soude  ou  l'ammo- 
niaqiie. 

ÔC8.  Ce  que  nous  avons  dit  en  commençant  montre  qu’on  ne  peut 
classer  rigoureusement  les  agents  chimiques  d’après  leur  inertie  re. 
lalive,  la  nature  de  leur  action  dissolvante,  tuméfiante,  durcissante, 
colorante,  etc.  Celle  action  est,  en  effet,  pour  chaciue  composé,  su- 
bordonnée à la  composition  immédiate  de  l’élément,  de  telle  sorte 
que  tel  réactif  qui  dissout  ou  rend  transparent  un  élément,  un  tissu 
ou  un  être  microscopique,  durcit  ou  rond  opaiiue  un  autre  de 
ces  coTps. 

Il  est  cependant  ]iossiblc  de  donner  un  exposé  succinct  des 
propriétés  de  bien  des  composés  chimiques,  permeltaut  de 
se  faire  une  idée  nette  de  l’utilité  des  réactifs  en  histologie,  lle- 
marquons  de  suite  qu'une  même  substance  peut  avoir  des  pro- 
priétés radicalement  opposées,  suivant  son  mode  d’cmploii 
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5(jD.  Los  réadifs  pouvoiit  élro  inolfensifs , c’osl-à-diro  (|u’ils 
peuvent  maintenir  les  éléments  dans  leur  état  d'inléj^rilé  parfaite, 
tels  sont  quelques  sérosités,  l'iodsérum,  l’eau  albumineuse,  etc. 

Les  réaelil's  peuvent  servir  à isoler  les  éléments  ; ils  sont  alors  dits 
isolants.  Cette  manière  d’agir  est  parfois  désignée  sous  le  nom  do 
macération;  elle  varie  suivant  la  composition  des  substances  elles- 
mêmes.  Il  peut  y avoir  une  véritable  dissociation  des  particules, 
comme,  par  exemple,  dans  le  cas  de  l’acide  cbromi(|ue  faible  agis- 
sant sur  les  éléments  nerveux;  il  est  au  contraire  des  substances 
qui  détruisent  ceitains  éléments  pour  en  laisser  voir  nettement 
d’autres , c’est  le  cas  de  l'acide  acétique,  agissant  sur  le  tissu 
lamiueux,  et  mettant  en  évidence  scs  libres  élasti(|ues. 

Une  autre  propriété  dont  jouissent  certains  réactifs,  est  la  pro- 
priété ahvranle.  Ils  sont  dits  altérants  quand  ils  produisent 
des  modifications  profondes  sur  les  éléments  ou  les  tissus.  Ici , 
comme  dans  toutes  les  propriétés  des  réactifs,  on  doit  différencier 
les  substances  suivant  leur  mode  réel  d’action.  Ainsi,  l'altération 
peut  être  passagère,  comme  c’est  le  cas  pour  l'acide  acétique  (pii  fait 
disparaitre  les  fibrilles  lamineuses,  fibres  qu’on  peut  ensuite  faire 
reparaître  ; mais  elle  peut  être  permanenlc  lorsipie  les  réactifs  ont 
amené  la  destruction  complète  de  l’un  des  éléments  d’un  tissu. 

Les  réactifs  peuvent  être  colurarUs,  et  cela  de  diverses  façons  ; il 
peut  y avoir  iinbibitiou  simple  ou  combinaison  avec  le  tissu  lui- 
méme,  et,  en  outre,  il  peut  y avoir  déposition  de  substaucNis  colo- 
rantes dans  l’élément  lui-méitie,  comme  on  le  voit  pour  les  sels 
d’argent. 

Î570.  On  distingue  également  les  réactifs  durcissants.  Ici  ('gaiement 
le  mode  d’action  est  variable  suivant  la  nature  des  composés  et  des 
moyens  physiques  employés.  Ainsi,  l’acide  ebromique  durcit  en  se 
combinant  aux  éléments,  la  coction  en  les  coagulant  et  les  gon- 
flant, l'alcool  en  désbydralaut  et  coagulant. 

Il  faut  dans  l'emploi  des  agents  durcissants  tenir  compte  d’autre 
part  de  la  nature  des  principes  immédiats  coagulables  concourant 

conslituer  la  substance  même  des  éli'inents  anatomiques  prédomi- 
nant dans  chaque  tissu.  C'est  ainsi  que  la  cxiagulabilité  depuis  si 
longtemps  reconnue  des  principes  constitutifs  des  leul's  d'oiseaux,  de 
reptiles,  de  poissons,  d'insectes, d'arachnides,  de  crustacés,  et  autres 
invertébrés  permet  d’employer  un  grand  nombre  de  moyens  poul- 
ies durcir  et  en  faire  des  coupes  minces  destinées  à voir  les  rela- 
tions réciproques  des  membranes  et  autres  organes  aux  diverses 
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phases  tic  révolution  embryonnaire  et  fœtale,  b' eau  bouillanic,  l'al- 
cool pur  ou  étendu  acidulé  ou  non,  les  acides  azotique,  sulfurique, 
chlorhydrique,  oxalique,  chroniique,  le  chroinale  de  potasse,  les 
essences  de  térébenthine,  de  citron  les  solutions  de  sels  de  fer  et  de 
cuivre,  étendues  ou  non  d'alcool  ont  .successivement  été  employées 
dans  ce  but  et  peuvent  l'étre  avec  avantage  dans  tel  on  tel  cas  donné 
que  l'expérience  apprend  à délerinhier. 

bisons  déjà  que  le  séjour  pendant  quelques  heures  ou  quelques 
jours  dans  l'alcool , les  solutions  faibles  d’acide  chroniique,  de 
chromate  de  potasse  dont  il  sera  question  plus  loin,  sont  avec  les 
essences  les  agents  durcissants  qui  réussissent  le  mieux  sur  les 
ovules  et  les  emhryous,  qu’ils  durcissent  sans  rendre  les  parties  trop 
cassantes  ou  trop  opaques  eu  raison  de  l’état  grenu  des  éléments 
que  cause  la  coagulation. 

571.  L’action  coagulante  qui  appartient  à un  grand  nombre  des 
réactifs  a jusqu’à  présent  été  trop  peu  éludiée. 

Nous  signalerons  qu'il  faut  dans  les  actions  coagulantes  de  divers 
composés  chimiques  employés  en  micrographie  distinguer  : 

1“  L’action  sur  l’élément  vivant. 

2“  L’action  sur  l’élément  mort,  c’est-à-dire  ayant  déjà  suhi  la 
coagulation  cadavérique.  Cette  distinction  est  importante  dans  l’em- 
ploi du  nitrate  argentique,  par  exemple, pour  étudier  les  épithéliums 
délicats  et  le  cylindre-axe. 

Notons  enfin  qu’on  obtient  les  piwcipalcs  formes  de  la  coagu- 
lalion  :■ 

A.  Par  la  coction; 

B.  Parl’action  dos  ac'des  minér.iux  concentrés,  azotique,  sulfu- 
rique, etc.;  dilués,  ils  n’ont  pas  la  même  action  ; 

C.  Par  leur  combinaison  avec  la  substance  des  éléments;  acide 
chromique  concentré,  etc..; 

I).  Quelquefois  enfin  on  obtient  la  coagulation  par  la  déshydrata- 
tion des  tissus. 

Nous  résumerons  dans  le  tableau  ci-contre  les  données  géné- 
rales qui  viennent  d'être  exposées,  en  énumérant  les  principaux 
réactifs  déterminant  les  actions  ci-dessus  indiquées.  Nous  ferons 
remaiaïuer  enfin  qu'un  grand  nombre  d’autres  composés  auraient 
pu  éti'e  encore  signalés,  et  que  ce  tableau  signale  seulement  les 
substances  les  plus  fréquemment  enqdoyées. 
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INOCEnENT  DES-  riCLÈDESTSl 


SolulioH  de  bichromate  poln»*ique 
faible,  acide  rhromique  faible,  li- 
queur de  Muller < . . 


Acide  acétique  faible. 


Acide  chlorhydrique  faible 

Acide  nitrique  au  5* 

Votas»e 


Acide  iulfurique  concentré, 
lodêcrum. 


Acide  tartrique.. 


Éptihéliums  délicats,  c^n'rcs  neneui,  tcr> 
minai&ons  ncrveu&es  et  en  général  presque 
ioute«i  les  macérations. 

Terminaison  des  nerfs  dans  les  muscles, 
dans  la  peau,  et,  en  général  chaque  fois  qu‘on 
veut  so  déliarrasser  du  li:«su  lamineux. 

Nerls  des  muscles,  etc. 

Muscles  lisses,  etc. 

Beaucoup  d’élément.*  !>urtoul  employée  dans 
l'élude  des  terminaisons  nerveuses.  Soluiioit 
concentrée;  cellules  de  l'ongle. 

Fléments  des  jioits. 

On  doit  remployer  chai^ue  fois  qu’on  «eut 
faire  macérer  dans  un  liquide  inofTensil  et 
surtout  {M)ur  les  éléments  nerveux. 

Tissus  glandulaires. 


COI.ORATIMSI  DBS  KL.MtMBaiTS  ' • 

Acide  chromique | fVosqiie  tous  les  tissus  excepté  la  graisse, 

fiic/irom/itc  potauique jsoii  qu'on  s'en  serve  comme  durcissanis 

)ou  comme  isolants. 

Chlorure  (Cor Fibres  nerveuses. 

Acide  hyperotmique.. Moelle  nerveuse,  cylindre-ate,  relliiles  ner- 

veuses, — grais.se,  — épithélium  intestinal. 
Chlorure  de  palladium Muscles  lisses,  etc. 

Mtrate  anjenlique Kpiihéliuin!»,  cylindre  - axe.  cellules  ner- 

veuses. 


4cic/e  pierique 

Carminate  d ammoniaque 

Picr»-c<i/'mina/e  tfammoniaque.  . 

Aniline.  

Ilématoxyline..  


Voir  ci-après  l'élude  particulière  de  ces  réactifs. | 


n^.ACTIF»  ALTÉBASfTE  f 

l.eur  princi|>al  emploi  consiste  dans  rablalion  de  certaines  substances,  c'est-â-dire 
que  ces  réactifs  font  disparaître  momentanément,  ou  pour  toujours  certains  élé- 
ments ou  certains  principes  immédiats. 

.Acide  acétique TUsu  laminenx. 

Acide  tulfurique  étendu Sels  calcaires  norman  x nu  pathologiques. 

Acide  chromique Sels  calcaires  des  os. 

Potasse Siilivlances  organiques. 

Coction F.nléve  tons  les  éléments  capables  de  se 

rt'diiire  en  gélatine  et  n’allaque  pas  les  sub- 
stances de  nature  élastique. 


BEACTira  DVBCI  ••  A aiTS  I 


Alcool. 

Acide  chromique. 
Hichromate  votauique. 
Solution  de  Muller. 
.Acide  oxalique. 

.Acide  acélique. 

Acide  tulfurique  élendn. 
I Acide  htfperonmique. 
.Acide  ;»icr»y»4e. 

Chlorure  dor. 
t^octiûH.  • 

IlesnicratioH, 

Congélation, 


Voir  ci-aprés,  sur  ce  qui  tonrbe  ce  sujet, 
l'élude  particulière  de  chacuif  de  ces  ' 
agents. 


* Les  réactifs  coiorunls  peuvent  élre  Considéris  cor  me  isubnls,  dans  le  plus  grand  ntimbro 
des  cas. 


U.  Ruii5.  — Microsco|>e. 


Digitized  by  Google 
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572.  Il  (!sl  dos  réactifs  qui  dnivonl  être  employés  à des  degrés 
de  diliilion  différents.  Il  est  utile  par  suite  de  disposer  pour 
chacun  d'eux  une  série  de  (laçons  destinés  à les  coiiliuiir , 
préparés  d’avance  à des  degrés  de  concentration  inéthodiquenient 
gradués,  de  manière  à les  avoir  sous  la  main  d'une  manière  sûre 
aussitôt  que  l'exige  telle  ou  telle  recherche. 

ARTICLE  1.  DES  LIQUIDES  AMHAl'V  POUVANT  SERVIR  DE  RÉACTIFS 

OU  DE  VÉHICULES  POUR  LES  PRÉPARATIONS  EXTEMPORANÉES,  ETC. 

575.  Les  éléments  anatomiques  naturellement  en  suspension 
dans  un  plasma,  une  sérosité  ou  un  mucus  doivent  être  observés 
dans  le  liquide  où  ils  vivent  jusqu'au  moment  où  il  s’agit  de  con- 
stater l’action  sur  eux  de  tels  et  tels  réactifs  chimiques. 

Pour  diluer  ces  liquides  et  écarter  les  éléments  trop  nombreux 
qu’ils  renferment,  pour  observer  les  libres  musculaires,  les  éléments 
du  cristallin  cl  beaucoup  d’autres,  les  ovules,  les  tissus  des  em- 
bryons, les  muqueuses  à cils  vibratiles,  les  villosités  el  d’aulres 
tissus  pris  sur  des  animaux  vivants  ou  qui  viennent  d'étre  tués,  il 
faut  prendre  le  sérum  sanguin  privé  de  ses  globules  par  la  coagu- 
lation de  la  fibrine,  les  sérosités  de  telle  ou  telle  séreuse  dont  on  a 
laissé  les  éléments  se  déposer  au  fond  du  vase.  On  sait  que  ces  li- 
quides se  conservent  plusieurs  jours  sans  altération  et  leur  piilrc- 
faction  est  retardée  fort  longtemps  (piand  on  laisse  un  petit  mor- 
ceau de  camphre  à leur  surface  ainsi  que  l'a  remarqué  Laiidolt. 

Il  sera  utile  dans  ce  cas  d’avoir  examiné  préalablement  la  forme 
des  petits  cristaux  et  des  dendrites  que  donnent  les  dissolutions  de 
camphre  en  s’évaporant  cl  les  petits  cristaux  prismatiques  hexago- 
naux, à angles  arrondis  ou  non  ainsi  que  les  grains  simples  ou  gé- 
minés, sphéPoîdaiix  ou  ovoïdes  que  produit  la  précipitation  par 
l'eau  de  scs  solutions  alcooliques;  car  il  ne  faut  pas  confondre  ces 
granules  avec  des  corps  gras,  calcaires,  etc.,  qui  réfractent  la  lu- 
mière presque  aussi  fortement  les  uns  que  les  autres. 

57i. -(Juaiid  j'ai  les  yeux  d’uii  animal  tué  récemment  ou  depuis 
2 à 3 jours  seulement,  l'humeur  aqueuse  cl  le  liquide  suintant  du 
corps  vitré  placé  dans  une  capsule  ou  un  verre  de  montre  sont  les 
véhicules  iiiuffensifs  que  j'emploie  toujours  au  lieu  de  l’eau  dans  ces 
circonstances,  depuis  que  je  les  ai  proposés  dans  la  1"  édition 
de  ce  livre  en  1819.  (Voyez  l’indice  de  réfraction  du  corps  vitré, 
et  celui  de  l'eau  comparativement,  p.  279.  j 
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Le  binned’œuf  délayé  dansû  à 10  fois  son  volume  d’eau, avec  ou 
sans  1 à 4 p.  de  clilorure  de  .sodium  pour  100,  selon  les  cas,  et  au 
J)esoin  filtré  sur  un  liii};efin,  donne  des  lirpiides  (sérunu  artificiels) 
qui  n’attaquent  pas  les  éléments  anatomiques  conune  l’eau  et  per- 
mettent de  les  observer  vivants,  plus  ou  moins  longtemps  et  aussi 
bcin  que  les  précédents. 

Aux  liquides  d’origine  organique  pouvant  être  utilement  employés 
dans  les  manœuvres  préparatoires  qui  précèdent  presque  tout  exa- 
men microscopique  il  faut  joindre  la  sérosité  sou.s-aiachnoidienne, 
l’iodsérum  et  le  suc  gastrique  dont  l’action  se  rapproche  du  reste 
de  celle  des  acides  faibles. 

Emploi  du  liquide  sous-arachnoïdien  et  du  liquide  amniotique. 

575.  La  sérosité  que  je  préfère  à toutes  les  autres  pour  servir  de 
véhicules  aux  préparations,  pour  étendre  le  sperme  contenant  des 
spermatozoïdes  vivants,  les  mucus  contenant  des  épithéliums  à 
cils  vibratiles  en  mouvement,  etc.,  c'est  la  sérosité  céphalo-ra- 
chidienne. Toutes  les  fois  qu’on  peut  s’eu  procurer,  il  est  facile  de 
la  conserver  pendant  des  mois  sans  altération,  avec  ou  sans  cam- 
phre placé  à la  surface.  Comme  elle  est  très-pauvre  en  principes 
albuminoïdes,  elle  a l’avantage  de  ne  pas  se  coaguler  et  se  troubler 
quand  on  traite  par  l’acide  acétique,  etc.,  les  éléments  anatomiques 
qu’elle  a servi  à préparer.  Celle  du  chien,  du  cheval  et  de  l'homme 
sont  également  favorables. 

Quand  on  a des  œufs  entiers  de  ruminants,  de  chiens,  de 
chats,  etc.,  contenant  un  liijuide  amniotique  limpide,  comme  il 
l'est  ordinairement  quand  les  fœtus  sont  encore  peu  développés,  il 
faut  le  garder  pour  en  user  comme  de  la  sérosité  sous-arachnoï- 
dicnne  dont  à cet  égard  il  partage  les  pro]ii  iétés. 

Emploi  du  suc  gastrique. 

576.  L’emploi  du  suc  gastrique  comme  isolant  a été  proposé  et 
utilisé  par  Faivre  (1858)  dans  ses  recherches  sur  le  système  ner- 
veux de  la  sangsue.'  Polaillon  (1860)  eu  a obtenu  de  bons  résultats 
dans  l’étude  des  ganglions  nerveux  des  vertébrés,  et  c’est  le  moyen 
qui  lui  a rendu  les  plus  grands  services  pour  arriver  à 1 isolement 
et  à l'examen  des  rapports  réciproques  des  cellules  nerveuses  gan- 
glionnaires. Nous  y reviendrons  en  parlant  du  mode  de  préparation 
de  ces  éléments. 

Quand  on  s’est  procuré  du  suc  gastrique  on  peut  le  conser- 
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ver  plusieurs  jours  sans  altération,  surtout  en  plaçant  à sa  sur- 
face un  petit  morceau  de  camphre,  si  on  est  enétéparliculiérement. 

Employé  à froid  son  action  prolongée  pendant  5 ou  6 heures  est 
peu  difTércnte  de  celle  de.  l'acide  acétique  étendu.  Mais  au  bout  dé 
24  heures  de  macération  le  tissu  lamineiix  du  ganglion  est  dissous 
et  les  éléments  propres  de  ce  dernier  se  dissocient  sous  forme  dedé- 
bris  par  ragilalion  du  .vase  qui  les  contient. 

La  paroi  propre  des  tubes  et  des  cellules  ganglionnaires  est  atta- 
quée, dissoute  et  la  gaine  médullaire  elle-même  se  dissocie  de  sorte 
qu’on  ne  voit  bien,  après  l'isolement,  que  le  corps  de  la  cellule  et 
souvent  sur  une  petite  longueur  seulement  les  cylindres-axes  qui 
en  portent.  A chaud,  c'est-à-dire  à la  température  du  corps  humain 
au  bout  de  2 ou  5 heures  le  gonllement  et  la  dissociation  précédente 
sont  achevés. 

La  quantité  de  suc  gastrique  doit  être  proportionnée  à la  masse 
du  tissu  soumis  h son  action.  Deux  gouttes  de  suc  gastrique  suffi- 
sent pour  la  désagrégation  de  5à  6 ganglions  rachidiens  de  rut  pla- 
cés dans  un  ]petit  tube  bouché  et  tenu  sous  l’aisselle,  comme  le  fai- 
sait Spallanzaui  pour  les  digestions  artificielles. 

lodsérum. 

577 . L’iodsérum  est  un  liquide  inoffensif  dont  l’usage  a été  conseillé 
par  M.  .''chultze  et  qui  donne  d’excellents  résultats  pour  l’étude  des 
tissus  délicats,  du  système  nerveux,  des  glandes,  des  leucocytes,  des 
hématies,  etc.  Il  peutservir  comme  isolant  quand  on  y laisse  macé- 
rer le  tissu  pendant  quelques  jours.  Il  doit  du  reste  être  employé 
chaque  fois  que  l'on  veut  voir  des  éléments  parfaitement  normaux. 
Cependant  on  peut  toujours  dire  qu’ils  ont  subi  un  certain  degré  de 
coagulation  et  que  par  là  même  ils  ne  sont  pas  absolument  dans 
leur  état  naturel. 

M.  Schulize  l'a  mis  en  usage  avantageusement  aussi  pour  éludier 
les  cellules  des  couches  profondes  de  l’épiderme  dont  il  montre  la 
forme  paiticuliére. 

I.’iodsérum  sciait  avec  l’eau  de  l’amnios  de  carnassiers,  de  rumi- 
nants, de  rougeurs,  etc.,  à laquelle  on  ajoute  une  certaine  quantité  de 
teinture  d'iode  qui  la  trouble.  On  liDre  et  ce  liquide  filtré  doit  être 
ajouté  à l’eau  amniotique  encore  à l’état  naturel.  On  ajoute  envi, 
ron  6 à 8 gouttes  du  premier  liquide  iodé  à 50  grammes  d’eau  de 
l'ainnios.  On  obtient  alors  un  fluide  coloré  enjauneijui  pâlit  bientôt. 
11  est  alors  nécessaire  d'ajouter  de  nouvelles  quantités  de  teinture 
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iodée.  II  s’altère  et  se  trouble  assez  vite  (juand  il  est  fait  avec  le  li- 
quide amniotique  des  ruminants  ; pourtant  on  peut  empéclicr  cette 
•altération  en  laissant  un  petit  morceau  de  camphre  sur  le  Iluide. 

D’après  M.  Schultze,  le  li([uide  suivant  peut  remplacer  l'iodsérum  : 

Blanc  il’inuf. 50  prammes. 

Eau 20  — 

Clilorure  de  sodium.  . . 40  ceiitiBrammes. 

On  ajoute  ensuite  à ce  fluide  filtré  ou  non  environ  fi  gouttes  de 
teinture  d'iode  pour  ôO  grammes  de  liqueur  (iexherum  artificiel). 

ARTICI.E  II.  DES  LIQl'IDES  SEUTRES  SERVAM  DE  VÉHICULE 

ou  DE  RÉACTIFS. 

Emploi  de  l’eau. 

578.  Tout  anatomiste  doit  avoir  îi  sa  disposition  de  l’eau  distil- 
lée pour  certaines  opérations  dont  il  sera  question  plus  loin.  Il 
doit  aussi  avoir  en  permanence  devant  son  micro.sciipe  un  verre 
ou  un  autre  vase  à large  ouverture,  plein  d’eau  distillée  ou  simple- 
ment filtrée,  jiouvant  être  préservée  des  poussières  par  un  cou- 
vercle. Cette  eau  sera  renouvelée  dés  qu’ou  s’apercevra  qu’il  s’y 
développe  des  infusoires. 

Comme  presque  tous  les  objets  soumis  à l’examen  microscopique 
doivent  être  étudiés  dans  un  liquide,  une  goutte  d’eau  portée  avec 
une  baguette  sur  le  porte-objet,  servira  pour  y [ilacer,  avepou  sans 
dissociation  selon  la  nature  des  objets  ; ceux  de  ces  derniers  qu'on 
veut  préparer  et  observer,  sans  avoir  pour  but  de  les  conserver  ou 
collections.  Klle  sert  aussi  de  véhicule  pour  les  préparations 
extemporanées  de  pres(|ue  tous  les  éléments  et  les  tissus  végétaux, 
les  poils,  les  écailles,  les  téguments,  les  coquilles  ou  carapaces, 
les  tissus  squelettiques  des  vertébrés  et  des  invertébrés. 

Elle  sert  également  pour  la  préparation,  dans  ces  conditions,  de 
la  plupart  des  éléments  et  des  tissus  épithéliaux,  des  éléments  et 
des  tissus  élastiques  et  fibreux,  de  ceux  des  tendons,  des  muscles, 
de  beaucoup  de  glandes,  etc.,  des  coupes  de  la  plupart  des  tissus 
durcis  par  divers  agents  chimiques,  ou  par  la  dessiccation;  coupes 
auxquelles  on  ajoute  ensuite  ou  non  de  la  glycérine,  etc. 

Elle  sert  pour  étendre  et  gonfler  beaucoup  de  mucus,  dont  elle 
n'altére  pas  les  cellules  épithéliales,  pour  dissocier  les  matières 
fécales  et  la  plupart  des  concrétions  naturelles  ou  morbides,  pour 
examiner  les  coupes  de  celles-ci,  etc. 
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On  peut  employer  de  l'eau  pour  étudier  la  circulation  chez  les 
batraciens  et  les  poissons  ainsi  que  leurs  spermatozoïdes,  et  les  cils 
vibratiles  des  branchies  sur  les  mollusques,  ainsi  que  sur  les  infu-* 
soires.  Pour  cet  ordre  d’examen,  il  faut  prendre  de  l’eau  de  mer,  et 
non  de  l’eau  douce,  quand  il  s’agit  des  animaux  marins,  et  vice 
versa. 

579.  L’eau  en  trop  grande  quantité  fait  au  contraire  cesser  les  mou- 
vements des  cils  vibratiles  cl  des  spermatozoïdes  des  mammifères  et 
des  oiseaux,  ainsi  que  ceux  des  fibres  musculaires  placées  sous  le  mi- 
croscope. Pourtant,  ajoutée  en  pelite  proportion  au  sperme  ou  au 
mucus,  dans  lequel  sont  des  épithéliums  vibi'atiles,  de  manière  éce 
qu’elle  n’arrive  que  lentement  à ces  corps,  elle  rend  leurs  mouve- 
ment plus  rapides  ou  plus  étendus. 

L'eau  sert  de  réactif  gonfiant  et  dissolvant  pour  les  hématies 
et  les  leucocytes,  pour  les  cellules  delà  notocorde,  pour  celles 
des  épithéliums  en  voie  de  développement , et  dé  beaucoup 
de  glandes,  ou  même  de  certaines  muqueuses.  Il  faut  par  consé- 
quent en  éviter  l’emploi  quand  on  veut  voir  quelles  sont  réellement 
les  dispositions  normales  de  ces  éléments  et  des  couches  qu’ils 
forment. 

L’eau  rend  grenues  et  opalines  certaines  cellules,  comme  les 
cellules  nerveuses  et  la  plupart  de  celles  qui  couvrent  les  tissus  des 
embryons,  ainsi  que  les  ovules  pris  dans  les  ovaires  et  l’utérus. 
Elle  agit  de  même  sur  beaucoup  de  substances  amorphes  intercel- 
lulaires et  interfibrillaires.  On  peut  constater  ce  fait  en  plaçant  dans 
l’eau  une  portion  delà  rétine,  celle  d’une  séreuse  quelconque,  etc. 
Ces  membranes  perdent  alors  de  leur  transparence  et  deviennent  opa- 
lines. Ce  n'est  donc  également  ici  que  comme  réactif  qu’il  faut  en 
user,  et  il  faut  choisir  d’autres  véhicules  pour  l’élude  des  disposi- 
tions anatomiques  réelles  de  ces  parties. 

On  voit  d’après  ce  qui  précède  qu’il  est  un  grand  nombre  de 
parties  constiluantes  des  animaux  pour  lesquelles  l’eau  n’est  pas 
un  liquide  inoffensif,  et  dans  l’examen  desquels  son  emploi  doit 
être  évité.  Il  doit  l’étre  en  particulier  dans  beaucoup  des  observa- 
tions faites  dans  un  but  de  recherches  scientifiques  nouvelles. 

380.  Ce  n’est  pas  seulement  parce  que  l’eau  est  un  liquide  d'un 
emploi  facile  qu’on  s’en  sert  beaucoup  en  anatomie.  C'est  encore 
parce  que  la  faiblesse  de  son  pouvoir  réfringent  permet,  si  l’on  peut 
dire  ainsi,  aux  divers  corps  d’origine  organique  plongés  dans  son 
épaisseur  sous  le  microscope  de  trancher  nettement  sur  elle,  par 
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la  mcinière  dont  ils  dévient  la  luiniére  comparativement  au  milieu 
qu’elle  représente  jiar  rapport  à eux. 

Quand  cette  différence  est  considérable,  ces  corps  forment  len- 
tille en  quelque  sorte  et  ils  dessinent  sur  la  rétine  une  image  bien 
tranchée,  à contours  foncés,  aisément  apercevable,  à centre  clair 
ou  même  brillant. 

Sous  ce  rapport,  il  n’est  pas  inutile  de  donner  ici  l’indication  de 
la  valeur  de  l’indice  de  réfraction  des  seuls  tissus  animaux  sur 
lesquels  il  ait  été  mesuré. 

L’indice  de  réfraction  de  l’eau  est  l,3ô6,  celui  de  la  cornée  1,'iùO 
suivant  les  modernes,  et  de  1,330  selon  Chaussât;  celui  de  la 
capsule  du  cristallin  1,339  d’après  Chaussât  et  1,403  suivant  les 
auteurs  modernes  ; celui  des  couches  molles,  dites  couches 
moyennes  par  les  physiciens,  est  de  1,595  suivant  Chaussât  et  de 
1,429  suivant  les  modernes  ; celui  du  noyau  central  est  de  1,454 
selon  ces  derniers  et  de  1 ,420  suivant  Chaussât.  Celui  de  l’humeur 
vitrée  est  de  1,339  d’après  celui-ci,  1,548  selon  les  autres.  Son 
pouvoir  dispersif  est  0,012  ou  0,014,  c’est-à-dire  le  même  que 
celui  de  l’eau. 

L’indice  de  réfraction  d’un  objet  comparé  à celui  du  liquide 
employé  étant  la  cause  de  la  vision  plus  où  moins  nette  do  cet  objet 
et  de  l’accentuation  de  ses  contours,  on  peut  dire  en  régie  générale 
qu’avec  des  objets  complètement  frais  cl  non  coagulés,  on  doit  em- 
ployer des  fluides  à indice  de  réfraction  faible  et  le  plus  possible 
inolfensifs  ; l’iod.sérum,  le  sérum,  l’eau  albumineuse,  l’acide  ebro- 
mique  faible  et  enfin  l’eau  distillée  seront  les  liquides  employés. 

.381 . On  se  sert  généralement  de  l'eau  parce  que  c’est  le  liquide 
qu’on  a ordinairement  sous  la  main  ; mais  on  vient  devoir  que  ce  li- 
quide est  loin  d’étre  toujours  inoffensif.  Lorsqu’on  voudra  observe  r 
des  éléments  dans  leur  état  aussi  normal  que  possible,  il  faudra 
la  remplacer,  dans  ce  cas,  et  du  reste  en  général , par  la  solution 
d'une  partie  d’acide  chromique  dans  3,500  p.  d’eau  ; cette  dernière 
solution,  outre  qu’elle  est  à peu  près  inoffensive,  olTre  l’avantage 
de  colorer  légèrement  les  éléments,  et  par  là  d’accentuer  leurs 
contours. 

L’iodsérum,  le  sérum  sanguin,  riiumeur  aqueuse,  la  sérosité 
sous  arachnoïdienne,  etc.,  sont  cependant  préférables  lorsqu’on  a 
ces  liquides  à sa  disposition.  En  outre,-  ils  possèdent  un  indice 
do  réfraction  qui  ne  se  rapproche  pas  trop  de  celui  des  éléments 
anatomiques,  et  par  là  même  ne  gène  pas  beaucoup  l’observateur. 
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surtout's’il  fait  usage  des  diaphragmes  qui  lui  permetlenl  de  dé- 
terminer exactement  la  proportion  de  lumière  la  plus  utile  pour 
examiner  tel  ou  tel  objet. 

L’eau  sucrée  est  aussi  employée  dans  les  préparations  extem- 
poranées, mais  cependant  il  faut  tenir  compte  de  son  indice  de  ré- 
fraction plus  grand  que  celui  de  l'eau  et  qui  rend  déjà  les  con- 
tours des  objets  moins  nets. 

Glycérine. 

382.  La  glycérine  est  peu  employée  comme  réactif  propre- 
ment dit.  On  l'utilise  le  plus  souvent  ou  pour  donner  de  la  trans- 
parence à des  objets  durcis  par  l'acide  chromique  ou  l’alcool  ou 
colorés  d'une  façon  quelconque. 

Elle  s’emploie  pure  ou  étendue  d’eau.  Son  indice  de  réiraclion  est 
de  1 ,47.5  quatid  elle  est  pure  ou  de  1 ,400  quand  elle  est  mêlée  d’un 
volume  égal  d'eau;  aussi  les  cellules  du  cristallin  (jui  forment  une 
couche  dont  l'indice  de  réfraction  est  1,405  ne  peuvent-elles  presque 
pas  être  aperçues  dans  son  épaisseur. 

L’action  de  la  glycérine  sur  les  tissus  frais  est  assez  analogue 
à celle  de  l’acide  acétique  en  ce  qu'elle  rend  ceux-ci  très-transpa- 
rents, le  plus  souvent  même  trop,  et  cela  à cause  de  son  indice  de 
réfraction  aussi  élevé  que  celui  des  tissus  mêmes  et  de  l'iinbibition 
des  éléments  eux-mêmes  dont  elle  gonfle  un  certain  nombre,  tels 
que  les  fibres  lamineuses,  musculaires  et  autres.  Elle  rend  évidents 
les  noyaux  et  les  fibres  élastiques  au  milieu  des  éléments  qu’elle 
a gonflés  et  rendus  transparents. 

L’emploi  le  plus  fréquent  de  la  glycérine  consiste  dans  la  conser- 
vation des  pièces,  et  dans  ce  cas  on  la  prend  pure  ou  étendue 
d’eau.  On  peut  conserver  ainsi  des  coupes  d’organes  ou  des 
éléments  isolés  préalablement  traités  par  l’acide  l'Lromique  et 
aussi  des  injections.  La  glycérine  associée  à là  gélatine  gommée 
constitue  un  excellent  moyen  de  conservation.  Comme  elle  ne  s'éva- 
pore pas,  elle  permet  de  garder  longtemps  les  préparations  sans 
qu’il  soit  besoin  de  les  cimenter. 

Il  faut  savoir  toutefois  qu'ajoutée  à une  préparation  déjà  placée 
dans  l’eau  entre  deux  lames  de  verre,  elle  amène  le  dégagement  de 
petites  bulles  d’air  qui  peuvent  gêner  dans  l’examen  des  objets. 

383.  Les  diverses  particularités  précédentes  font  que  la  glycérine 
constitue  un  véhicule  très-souvent  employé.  Elle  est  très-utile  pour 
étudier  les  coupes  d'os  frais  faites  à l’aide  d'un  scalpel,  qu'elle  rend 
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transparentes,  homogènes  ; en  même  temps  elle  amène  un  dé- 
gagement de  gaz  dans  beaucoup  d’ostéoplasles  et  dans  leurs  cana- 
licules,  ce  qui  les  rend  très-nettement  apcrcevables. 

Elle  sert  aussi  très-avantageusement  à l'étude  et  à la  conserva- 
tion dos  parties  dures  des  invertèbi  ès.  Toutefois  elle  exerce  une  ac- 
tion dissolvante  sur  les  plaques  calcaires  des  Comatulcs  (Ante- 
don,  etc.,)  et  autres  crinoïdes  (Carpenter)  et  sur  les  premiers  points 
d'ossification  du  squelette  (Cli.  Itobin);  on  ne  doit  donc  pas 
l'employer  pour  faire  les  préparations  de  ces  tissus  que  l’on  désire 
conserver.  On  ne  sait  pas  encore  si  celte  action  dissolvante  est  due 
à la  glyi  èrine  même  ou  à ce  que  sa  purification  imparfaite  la  laisse 
mélangée  à des  traces  d'acide  sulfurique. 

Mêlée  à parties  égales  environ  d'acide  acétique,  elle  constitue  le 
meilleur  véhicule  pour  l'étude  et  la  conservation  des  acariens.  Les 
bulles  d’air  qui  restent  dans  la  préparation  disparaissent  au  bout 
de  quelques  jours  dans  ces  conditions,  ce  qui  n'a  pas  lieu  si  elle  est 
pure  ou  mêlée  d'eau.  Pure  elle  jaunit  à la  longue  les  parties 
molles  de  presque  tous  les  animaux. 

Son  usage  est  également  très-utile  dans  l'étude  des  tissus  végé- 
taux, des  spores,  des  grains  de  pollen,  ainsique  des  corps  en  géné- 
ral que  l'eau  mouille  difficilement. 

Alcool. 

384.  L'alcool  est  fréquemment  employé  en  histoL  gie  pour 
durcir  les  pièces  tant  normales  que  pathologiques.  Comme  action 
générale,  il  est  durcissant  et  coagulant  et  nous  croyons  que  son. 
principal  mode  d’action  est  d'enlever  l'eau  aux  tissus  mis  en  con- 
tact avec  lui.  L'alcool  et  l'acide  chromique  étant  les  deux  agents 
durcissanis  les  plus  fréquemment  utilisés,  il  est  bon  de  voir 
quand  on  doit  employer  l'iin  ou  l'autre. 

L’alcool  est  le  meilleur  duraissant  que  possèdent  les  histologis- 
tes lorsqu'il  s’agit  de  voir  la  disposition  relative  des  différents  élé- 
menls  tels  que  ceux  du  système  nerveux,  de  beaucoup  de  glandes, 
des  divers  tissus  essentiellement  formés  de  fibres,  etc. 

Mais  il  déforme  notablement  en  les  rétractant  ceux  des  éléments 
qui  ont  forme  de  cellule.  Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  fibres 
musculaires,  lamineuses  et  autres  qu'il  conserve  avec  tous  leurs 
principaux  caractères  pendant  des  années  et  permet  de  reconnaître 
aisément  quelle  que  soit  la  durée  de  leur  conservation.  Du  reste  sur 
beaucoup  de  tissus  les  cellules  rétractées  reprennent  leur  forme  nu 
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contact  dp  l'eau  et  do  la  glycérine  niolaiigées  et  de  l'un  ou  de  l'autre 
de  ces  liquides  avec  un  peu  d’acide  acétique.  L'alcool  <'oinpte  aussi 
parmi  les  liquides  qui  durcissent  sans  les  déformer  les  globules 
rouges  du  sang  quand  il  est  sufnsamnient  concentré,  ce  qui  permet 
de  les  retrouver  bien  reconnaissables  dans  les  coupes  des  pièces 
durcies,  tant  dans  les  capillaires  qu’au  dehors.  H les  durcit  et  les 
amincit  un  peu  et  leur  donne  un  aspect  qui  a quelque  chose  de  l'ap- 
parence des  corps  d'origine  minérale. 

585.  L’alcool  doit  éire  employé  de  préférence  à l’acide  chromique 
lors(|u’on  veut  plus  tard  colorer  les  éléments  d’une  prép.iration 
avec  le  carmin  et  les  placer  ensuite  dans  le  baume  du  Canada  ; il  y 
a,  en  effet,  toute  une  série  de  manipulations  qn’il  n’est  pas  néces- 
saire d’exécuter  dans  ce  cas  et  qui  rendent  très-longue  la  pn'-para- 
tion  à l’acide  chromique.  .\joutons  que  les  matières  colorantes  se 
fixent  beaucoup  mieux  sur  les  préparations  durcies  par  l’alcool  qu’à 
celles  obtenues  é l'aide  de  l’acide  chromique.  Il  est  très-utile  sous 
ce  rapport  pour  durcir  le  pancréas , les  glandes  salivaires , le 
testicule,  etc.  Les  coupes  colorées  par  le  carmin  permettent  de 
bien  distinguer  les  parties  constituantes  de  ces  organes  et  celles  de 
leurs  cellules  épithéliales  qui  SC  sont  distendues  et  sont  devenues 
vésiculeuses  par  la  production  de  gouttes  hyalines,  diles.de  mucine. 
Comme  le  carmin  ne  teinte  pas  ces  gouttes  tandis  qu’il  colore  les 
mucus  proprement  dits,  tels  ipie  ceux  du  larynx,  de  la  pii  iiilaire,  etc. , 
avec  presque  autant  d’intensité  qu'il  le  fait  pour  les  cellules  épithé- 
liales, il  est  probable  que  ces  gouttes  ne  sont  pas  de  la  mucosine. 

On  peut  user  simultanément  de  l'acide  ebromique  et  de  l’alcool 
comme  durcissants  ; voici  alors  comment  on  procède:  des  organes 
sont  placés  d'abord  pendant  2 à 5 semaines  dans  l’acide  chromi- 
que, ])uis  mis  dans  l’alcool. 

L’acide  chromique  pourtant  ne  ]>eut  être  remplacé  par  l'alcool 
dans  l’étude  du  système  nerveux.  L'acide  chromique  remporte 
encore  sur  l'alcool  dans  le  cas  où  il  agit  comme  durcissant  et  colo- 
rant, et  quand  sa  propriété  colorante  sert  à différencier  ou  délimi- 
ter des  éléments.  Tous  deux  du  reste  conservent  trés-hien  les  hé- 
maties dans  les  capillaires,  et  on  peut  voir  sur  les  coupes  la  distribu- 
tion de  ces  derniers  ipii  retiennent  les  globules,  quand  on  plonge 
dans  ces  llnides  la  pièce  encore  congestionnée.  (Voy.  p.  li.) 

L’alcool  est  employé  pour  durcir  les  organes  sur  lesquels  on  a 
pratiqué  des  injections,  pourvu  que  la  matière  de  celle-ci  ne  soit 
pas  dissoute  par  lui. 
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Pour  durcir  les  tissus  injectés  avec  une  matière  colorante  telle 
que  le  carmin,  l'aniline  ou  aulres  susceptibles  d’étre  attaquées  par 
les  acides,  il  faut  se  servir  de  l’alcool  de  préférence  à l’acide  chro- 
mique  ou  même  au  cliromate  de  potasse. 

L'alcool,  avec  ou  sans  un  peu  de  camphre,  est  employé  pour  em- 
pêcher la  formation  des  moisissures  dans  les  préparations  à ra<‘ido 
chromique.  Il  est  aussi  d’une  grande  utilité  pour  enlever  l'eau  d’une 
préparation  quand  on  veut  placer  celle-ci  dans  le  baume  du  Canada. 
Pour  cela  il  faut  faire  séjourner  la  préparations  pendant  un  jour 
ou  deux  dans  l'alcool  ordinaire,  puis  dans  l’alcool  absolu  après 
quoi  on  les  porte  pendant  quelques  heures  dans  l’alcool  méthyli- 
que  absolu,  et  enfin  dans  l’essence  de  térébenthine  avant  de  les 
placer  dans  le  baume  ou  térébenthine  du  Canada. 

386.  L'alcool  est  souvent  employé  comme  véhicule  au  lieu  d'eau 
pour  les  préparations  extemporanées  des  corps  qui,  plus  ou  moins  hu- 
mectés de  substances  grasses  ne  se  laissent  pas  mouiller  aisément  par 
l’eau.  Tels  senties  poils,  les  éca'dles  de  beaucoup  d’inverlébrés  et 
de  vertébrés,  les  plumes,  les  pellicules  épidermiques,  les  champi- 
gnons parasites  de  la  peau,  l'épiderme  et  les  poils  de  beaucoup  de 
plantes,  de  fruits,  etc.  A mesure  qu’il  s’évapore,  ce  quia  lieu  assez 
vite,  on  le  renouvelle  par  gouttes  introduites  entre  les  lames  de 
verre  ou  on  peut,  après  <pi'il  a agi  comme  dissolvant  des  graisses  et 
des  résines,  le  remplacer  par  de  la  glycérine  pure  ou  mêlée  soit  à 
lui  soit  à de  l’eau . 

Pour  se  rendre  compte  des  différences  d’aspect  que  présentent 
les  mêmes  corps  selon  qu’ils  sont  plongés  dans  l’un  ou  l’autre  de 
ces  liquides  successivement,  il  faut  se  rappeler  que  le poitroir  réfrin- 
gent del’eau  est  0,783, celui  de  l’alcool  1,012;  ou  que  l'indice  de  ré- 
fraction de  l’eau  est  1,356,  celui  de  l’alcool  1,574,  celui  de  la  gly- 
cérine pure  1,475  et  celui  de  la  glycérine  mêlée  à égale  partie  d’eau 
est  1,400. 

L'alcool  est  aussi  employé  pour  déterminer  la  coagulation  et  la  rt- 
Iraction  de  rutriculc  azoté  des  cellules  végétales,  moyen  par  lequel 
on  met  en  évidence  son  existence  et  les  rapports  du  noyau  avec  elle. 

Il  entre  dans  un  certain  nombre  de  mélanges  dont  il  sera  question 
à propos  des  corps  essentiellement  actifs  qui  l'accompagnent  alors. 

387.  L’alcool  méiltgliiiue  ou  esprit  de  boix,\\Uis  em\i\a\é  en  An- 
gleterre que  partout  ailleurs,  peut  remplacer  l’alcool  ordinaire  dans 
un  grand  nombre  des  conditions  jirécédentes,  mais,  hors  sou  bas 
prix,  il  a peu  d’avantage  sur  lui,  ou  ne  le  vaut  pas. 
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Éther  proprement  dit  on  o.rijde  d'ethyle. 

5!^8.  r.B  composé  dont  l'indice  de  réfraclion  est  l,ô.‘)8esl  ra- 
rement employé  directement  parce  qu'il  est  trop  volatil,  ne  se 
mêle  pas  à l'eau  et  mouille  dilTicilement  les  tissus.  Mais  comme 
il  n'atlaquc  pas  ces  derniers  il  sert  à laver  sur  le  porte-objet 
on  dans  un  tube  à expérience  les  coupes  ou  autres  formes  des 
préparations  du  tissu  adi])eux,  des  glandes  sébacées,  de  la  moelle, 
du  cerveau,  etc.,  dont  on  veut  enlever  les  principes  graisseux  su- 
perficiels ou  interstitiels. 

Chloroforme. 

589.  Il  sert  à dissoudre  le  baume  de  Canada  de  façon  <\  ren- 
dre son  maniement  plus  facile  et  a l'avantage  sur  l'éther  de  ne  pas 
s'évaporer  aussi  rapidement.  Plus  miscible  A l'eau  que  l'éther,  il 
est  employé  directement  ou  indirectement  comme  lui  dans  l'étude 
des  tissus  animaux  et  végétaux  contenant  des  corps  gras  dont  on 
vent  les  débarrasser. 

Ensences  de  térébenthine  et  autres. 

390.  L'essence  de  térébenthine  peut  enlever  la  graisse  dans  les 
préparations.  C'est  Lyonnet  qui  s.’eii  est  servi  le  premier  dans  ce 
but  ; les  autres  essences,  la  benzine  et  l'éther,  sont  utilisés  dans  le 
même  cas.  llenle  en  a usé  pour  enlever  la  moelle  dos  tiihes  nerveux 
dans  son  travail  sur  la  matière  amorphe  cérébrale. 

Lorsfpt'on  veut  se  servir  du  baume  du  Canada  pour  conserver 
une  préparation,  on  plonge  celle-ci  préalablement  dans  l'essence 
de  térébenthine.  Klle  donne  de  la  transparence  aux  pièces  qui  ont 
macéré  dans  l'alcool.  Son  indice  de  réfraclion  est  de  l,i76,  c'est- 
à-dire  prestpio  le  même  que  celui  de  la  glycérine  (1,475). 

Les  essences  s'évaporant  plus  lentement  (pie  l'abmol,  on  peut  les 
prendre  comme  véhicule  pour  les  préparations  extemporanées  des 
objets  humectés  de  corps  gras,  tels  que  les  plumes,  les  poils,  les 
téguments  de  divers  articulés,  etc. 

AHTICLE  III.  DES  LIQUIDES  ACIDES  SEHVANT  COMME  MOYEN  D'ÉtUDE  ET 

DE  PRÉPARATION  DES  OBJETS  MICRDSCOPIQUES. 

Acide  aertiijue. 

391.  C'est  (le  tous  les  acides  le  plus  anciennement  cl  le  plus 
souvent  employé  en  histologie. 
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L'acide  acétique  qu’on  doit  avoir  dans  un  laboratoire  est  ['acide 
acétique  crixtallisable  ou  monohydralé.  Il  est  pral'ois  assez  ini- 
porlant  de  pouvoir  doser  cxactenient  les  quantités  employées. 
C'est  pourquoi  il  vaut  mieux  avoir  cet  acide  que  ceux  qui,  plus 
étendus  ou  moins  purs , sont  appelés  acide  acétique  du  verdet , 
acide  yyroligneux  et  vinaiyre  de  bois  (mais  non  esprit  de  bois; 
voy.  p.  28Ô).  Pourtant,  au  contact  des  tissus,  etc.  ces  derniers  ont 
à peu  prés  les  mêmes  effets  que  le  |)récédenl. 

L'acide  acétique  n'est  jamais  nn  liquide  inolfensif,  quelle  que  soit 
la  dose  à laquelle  on  remploie;  lorsqu’on  ne  remarque  d'abord 
aucune  modification  bien  appréciable,  on  peut  bientôt  observer 
cependant  une  transparence,  plus  grande  qu'avant  son  action. 

392.  Comme  isolant,  l'acide  acétique  est  Iréquemmenl  utilisé 
et  nous  avons  ici  fi  distinguer  deux  cas  impoilanis  : t"  l'acide 
acétique  est  réellement  isolant  à la  manière  de  l'acide  cliromique, 
car  appliqué  sur  un  tissu,  il  permet  d'en  dissocier  les  éléments 
sans  qu'aucun  d'eux  ait  subi  une  modilicatiou  tout  à fait  notable  et 
qu'aucun  n'ait  disparu  soit  momentanément,  soit  définitivcmenl  ; 
2“  l'acide  acétique  est  isolant  en  détruisant  ou  faisant  disparaître 
momentanément  certains  éléments.  Comme  véritable  isolant,  l'acide 
acétique  s'emploie  pour  gonfler  les  cellules  épithéliales,  et  par  là 
les  faire  se  détacher  les  unes  des  autres,  mais  surtout  pour  enlever 
toute'la  couche  épithéliale  à la  surface  d'une  muqueuse  par  exemple, 
pour  en  montrer  les  papilles.  (L'acide  sulfurique  doit  au  contraire 
lui  être  préféré  quand  on  n'étudie  que  l'épiderme.) 

Cette  même  propriété  a été  miseen  usage  dans  l'étude  delà  struc- 
ture de  la  peau  ; en  effet  il  suftit  d'une  macération  de  vingt-quatre 
iieures  d'un  lambeau  de  peau  dans  l'eau,  trés-légèreiuent  acidulée 
par  (jiieh|ues  gouttes  d'acide  acétique,  pour  qu'on  puisse  détacher 
complètement  répidei'ine  et  le  corps  muqueux  du  derme  et  cela 
sans  aucunement  briser  les  papilles  du  derme,  et  sans  qu'il  reste 
la  moindre  trace  du  corps  muqueux  à leur  surface;  c’est  de  cette 
manière  qu’on  étudie  les  terminaisons  nerveuses  dans  la  peau. 
Celte  méthode  permet  d’observer  l’épiderme  complètement  détaché 
et  ayant  conservé  presque  toutes  ses  propriétés  normales  ; dans 
l’étude  des  corpuscules  du  tact  par  la  méthode  que  nous  venons 
d’indiquer,  outre  la  propriété  isolante,  la  propriété  altérante  de 
l’acide  acétiiiuc  est,  mise  en  jeu. 

L’acide  acétique,  comme  nous  venons  de  le  voir,  peut  être  isolant 
en  faisant  disparaître  certains  éléments;  c’est  ce  qui  a lieu  quand 


Digitized  by  Google 


286 


ACTION  DE  l.’ACIDE  ACÉTIQl'E  SI  E DIVERS  TISSDS. 

pour  éliidit'r  les  fibres  élastiques  dans  le  tissu  laniineux,  on  traite 
ce  dernier  par  l'acide  acétique.  C'est  en  se  servant  de  ce  procédé 
qu'on  peut  élucider  la  plupart  des  questions  relatives  à la  struc- 
ture de  la  trame  élasti(|ue  du  derme  et  des  muqueuses,  etc.;  l’a- 
cide acétique  en  isole  pour  ainsi  dire  en  outre  les  nerfs,  les  vais- 
seaux, les  muscles,  etc. 

Kôlliker  l'a  employé  poursuivre  la  terminaison  des  nerfs  dans 
les  muscles  chez  la  ;;renouille,  et  à cet  elfet,  il  conseille  île  se 
servir  d'un  mélange  de  huit  à dix  gouttes  d'acide  acétique  dans 
cent  parties  d'eau. 

ôilô.  l a principale  action  de  l’acide  acétique  est  basée  sur  sa  pro- 
priété altérante.  Si  on  applique  do  l’acide  acétique  sur  certains  tissus, 
on  les  voit  pAlir,  se  gonfier,  devenir  transparents,  quelquefois  dispa- 
raître complètement  et,  en  même  temps,  on  distingue  plus  nette- 
ment certains  éléments.  Les  fibrilles  du  tissu  laniineux  traitées  par 
l’acide  acétique  deviennent  tout  à fait  transparentes,  invisibles, 
gonflées,  elles  sont  réduites  en  une  masse  gélatineuse.  Si  on  suit  à 
l’œil  nu  l’action  de  l’acide  acétique  sur  un  tissu  contenant  des  fibres 
lamineuses,  on  le  voit  augmenter  de  suite  de  volume  ; au  microscope 
les  fibrilles  ont  complètement  disparu;  mais  ce  qu’il  y a de  parti- 
culier dans  cette  action,  c'est  iple  l’on  peut  faire  reparaître  les 
fibrilles  telles  qu’elles  étaient  avant,  en  enlevant  l’acide  acé- 
tique par  le  lavage  dans  l’eau  ou  en  le  nculralisaut  par  l’ammo- 
niaque, etc.  En  même  temps  que  les  fibres  lamineuses  disparais- 
sent, on  voit  ajiparaitre  les  noyaux  embryoplastiques.  les  fibres 
élastiques  enire  les  premières  et  leure  faisceaux,  ou  enroulées 
autour  de  ceux-ci,  alors  qu’on  ne  pouvait  que  vaguement  con- 
stater leur  existence  avant  l’action  de  l'acide  acétique. 

llemarqiions  ici  que  l’action  de  l'acide  acétique  est  telle  que 
nous  venons  de  le  dire  sur  les  fibres  lamineuses  fraîches  ; elle  est 
mémealors  très-rapide,  mais  lorsque  les  fibrilles  sont  coagulées,  et 
surtout  conservées  depuis  longtemps  dans  l’acide  chromique  ou 
l’alcool,  l’action  est  bien  plus  lente.  Comme  dans  ces  conditions, 
il  rend  transparents  les  faisceaux  ou  les  coiiclies'  formés  par  ce 
(issu,  il  est  souvent  employé  dans  le  but  sus-indiqué  lors  de  l’exa- 
men dos  coupes  des  tissus  durcis. 

.Sous  ce  rapport,  on  peut  dire  que  l’acide  acétique  est  le  véritable 
réactif  servant  a distinguer  le  tissu  laniineux  des  fibres  élastiques 
et  de  quelques  autres  éléments  fibrillaires  qn  il  n'attaque  pas. 

Ô04.  bne  des  propriétés  de  l'acide  acétique  est  de  rendre  appareiiLs 
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les  noyaux  partout  où  il  y en  a qui  étaient  masqués  par  les  libres 
laniineuses,  comme  dans  les  tissus  lendineux,  libreux,  etc.  ; cela 
tient  à ce  qu’il  gonfle  et  rend  transparentes  les  substances  consti- 
tuant ces  éléments  ou  le  corps  de  la  cellule,  dans  le  ras  où  il  s'agit 
découches  épithéliales,  des  glandes,  des  miKpieuses,  etc.,  tandis 
qu'il  resserre  la  substance  des  noyaux  et  rend  leuri'ontour  extérieur 
plus  foncé.  On  fait  ainsi  apparaître  les  noyaux  embryoplasiiques 
dans  l'épaisseur  des  faisceaux  striés  des  muscles,  les  noyaux  du 
niyolèine,  etc.  Un  connaît  aussi  la  manière  dont  il  gonîle,  puis  dis-  , 
sont  la  substance  du  corps  dos  leucocytes  on  rassemblant  d’abord 
leurs  granulations  sous  forme  de  un  à trois  noyaux  vei’s  le 
contre  de  l'élément. 

595.  L’acide  acétique  gontleet  rend  transparente  la  fibrine  comme  le 
tissu  lamineuv.  ainsi  que  la  substance  qui  reste  après  qu’on  a eidevé 
à des  coupes  des  os  leurs  sols  calcaires  avec  de  l’acide  chlorhydrique 
très-dilué.  Ces  particularités  sont  dues  à ce  que,  comme  l’acide  sul- 
furique étendu,  modifie  les  substances  organiques  azotées  de  telle 
façon,  (pi’il  les  rend  aptes  à fixer  une  grande  quantité  d'eau  ; 
celle-ci,  auparavant,  ne  les  pénéirait  pas,  et,  aj>rés  celte  action 
chimique.,  elle  les  hydrate  comme  dans  le  cas  de  l’hydratation  delà 
silice  gélatineuse  et  d’autres  coiiqrosés  encore,  mais  sans  les  dis- 
soudre. Longtemps  la  transparence,  acquise  alors  par  les  couclies  et 
les  faisceaux  fibrillaires  ou  striés  du  tissu  lamineux  et  de  la 
fibrine,  a fait  croire  à la  dissolution  de  ces  corps  par  l’acide  acé- 
tique. Elle  a fait  croire  aussi  à la  présence  d'une  paroi  autour  des 
faisceaux  du  tissu  fibreux,  qu’on  voit  se  gonfler  et  devenir  vari- 
queux au  contact  de  cet  acide,  sans  que  leur  aspect  de  cordons 
disparaisse.  Il  faut  l'intervention  de  la  chaleur  portée  au  degré  de 
l’ébullition  ou  à peu  près  pour  que,  de  l’état  d'Iiydratation,  la  sub- 
stance ramollie  arrive  à l’état  de  liquéfaction,  plutôt  môme  qu’à 
celui  de  dissolution  proprement  dite. 

590.  L’acide  acétique  en  gonfiant  les  éléments  devient  durcissant 
quand  l'augmentation  de  masse  de  la  substance  gonflée  est  empê- 
chée et  celle-ci  comme  étranglée  partout  par  une  trame  d’éléments 
non  modifiés,  tels  que  les  fibres  élastiques.  Cette  patlicularité  peut 
être  utilisée  dans  certains  cas.  Il  y a des  tissus  qui  comme  la  peau 
se  gonflent  sulfisamment  et  durcissent  alors  au  point  de  per- 
mettre de  faire  des  coupes  minces.  Ce  degré  de  durcissement  a ici 
pour  cause  l’existence  d’une  grande  quantité  de  libres  élastiques 
qui  emprisonnent  des  groupes  de  fibres  lainineuses  dans  le  derme  ; 
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Pour  obtenir  rc  résultat,  sur  la  peau  par  exemple,  il  suffll  de  la 
laisser  macérer  pendant  vinjs't-(|uatrc  lieures  dans  l’acide  acétique 
étendu  d'eau  ; répiderme  se  détache  cl  laisse  à nu  le  derme  avec 
scs  papilles;  l’on  peut  alors  étudier  sur  la  peau  des  phalanges  les 
corpuscules  du  tact  ; le  tissu  lamineux  étant  devenu  homogène  et 
hyalin,  la  propriété  isolante  se  manifeste. 

597.  L’acide  acétique,  grâce  â sa  propriété  de  goiifler  les  éléments 
et  les  tissus,  est  encore  employé  pour  ramollir  et  rendre  transparents 
des  organes  qu’on  a fait  dessécher  et  sur  lesquels  on  |>ralique  des 
coupes  minces  qu’on  traite  ensuite  par  cet  agent  étendu. 

On  l’utilise  comme  dissolvant  et  altérant  pour  enlever  les  sels 
calcaires  dans  les  tissus  qui  en  possèdent  normalement  ou  patho- 
logiquement. 

L’acide  acétique  est  également  employé  pour  précipiter  le  carmin 
de  sa  dissolution  ammoniacale  dans  les  préparations  par  inihibi- 
tions  et  les  injections. 

On  s'en  sert  aussi  dans  l'élude  des  dépôts  d'urales,  de  phos- 
phates et  de  carbonates  calcaires  des  urines,  dans  celle  du  larire 
dentaire,  etc. 

Dm  mélanges  acétiques. 

598.  Il  est  souvent  utile  pour  certaines  recherches  spéciales 
de  faire  agir  l’acide  acétique  étendu  de  divers  autres  liquides  sur 
des  organes  qu’on  y met  eu  macération  pendant  quelques  heures  ou 
quelques  jours  avant  d'en  exécuter  des  coupes  ou  autres  préjiara- 
tions,  pour  la  peau,  l’intestin,  etc.;  il  faut  parfois  faire  sécher 
l’organe  qui  s'est  gonflé  et  a pris  de  la  transparence  par  macéra- 
tion avant  de  pratiquer  les  coupes  minces  que  l’eau  gonfle  et 
rend  de  nouveau  translucides. 

Quelques  gouttes  de  cet  acide  par  50  grammes  d’eau  suffisent  pour 
rendre,  au  bout  de  quelques  jours  le  tissu  cellulaire  assez  transpa- 
rent pour  qu’on  puisse  très-bien  voir  par  exemple,  les  ganglions 
nerveux  placf's  sous  la  muqueuse  intestinale,  et  dans  les  couches 
musculaires  (Auerbach)  de  l’inlestin  le  long  des  vaisseaux,  etc. 
Pour  bien  rcconuaitre  des  fibres  musculaires  lisses,  Moleschott  a 
employé,  pendant  queh|ues  minutes,  l'acide  acétique  dans  les  pro- 
portions de  I ou  I l/'2p.  100.  L’acide  acétiipic  fort,  pesant  1,070 
spécifiquement,  est  mêlé  avec  l’eau  dans  les  proportions  suivantes  : 
eau,  99,  ou  98  1/2;  acide  1 à 1 1/2. 

Ce  même  observateur  a également  proposé  le  mél.inge  suivant 
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dont  je  me  suis  servi  utilement  pour  étudier  les  coupes  de  la  peau 
et  de  l'intestin  de  divers  vertébrés  ; 

1 partied’acide  acétique  monohydraté  ; 

1 partie  d'alcool,  d’une  pesanteur  spécifique  de  0,815; 

2 parties  d'eau  distillée. 

599.  Acide  acétique  et  ùcide  azotique,  glycérine,  alcool.  — Beale 
recommande  d'ajouter  un  peu  d'acide  azotique  au  mélange  d'alcool 
et  d'acide  acétique,  quand  on  fait  des  recherches  sur  des  parties 
épithéliales.  On  doit  également  ici  varier  le  mélange  selon  les  he- 
soins.  La  formule  qu'il  a donnée  est  la  suivante  : 

Es'i 50  grammes. 

Glycérine 60  — 

Alcool 6')  — 

Acido  acétiqqe G — 

Acide  azotique.  , 3 — 

100.  Acide  acétique  ei  alcool . — Une  partied’acide  dans  trois 
d'alcool  donnent  un  liquide  qui  durcit  et  rend  transparents  les  tis- 
sus de  la  moelle  épinière,  des  ganglions,  en  peu  d’heures.  Ce  pro- 
cédé proposé  par  Clarke,  utilisé  par  Schultze  peut  aussi  être  em- 
ployé pour  l’étude  des  tissus  riches  en  fibres  élastiques. 

101.  Acide  acétique  et  glycérine.  — L’acide  acétique  mêlé  de 
parties  à peu  près  égales  de  glycérine  est  très-utile  pour  l’étude  et  la 
conservation  des  acariens  et  autres  articulés  microscopiques. 
Beale  recommande  ce  mélange  pour  l’examen  de  beaucoup  de  tissus 
peu  transparents  en  le  faisant  dans  des  proportions  variables  que 
l'expérience  apprend  à déterminer  au  fur  et  à mesure  des  recher- 
ches exécutées. 

Acide  chlorhydrique. 

402.  L'acide  chlorhydrique  peut  être  employé  comme  isolant  et 
comme  altérant. 

Comme  isolant,  sa  principale  application  est  celle  qui  concerne 
l’étude  de  la  terminaison  des  nerfs  dans  les  muscles  ; ici  on  prend 
une  solution  de  1 partie  d'acide  pour  1000  parties  d’eau  et  on  laisse 
macérer  pendant  vingt-quatre  heures.  Comme  isolant,  il  a été  utilisé 
par  llenle  pour  étudier  les  canaux  excréteurs  du  rein  n on  pourra 
employer  à cet  effet  1 p.  d’acide  chlorhydrique  pour  2 à 5 d'eau. 

Comme  altérant,  la  solution  faible  d’acide  chlorhydrique  sert 
pour  faire  disparaître  le  tissu  lamiheux  et  mettre  en  évidence 
les  fibres  élastiques,  etc. 

L'acide  chlorhydrique  concentré  agissant  pendant  3 à 4 jours,  ou 

Uoani.  — Hicro6Cope.  19 
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dilué  agissant  pendant  5 à 8 jours  permet  d’étudier  la  substance  géla. 
tineuse  des  os,  celle  de  l'ivoire  des  dents.  A chaud  et  sur  des  coupes 
minces  l’acide  dilué  dissout  rapidement  les  sels  et  la  substance 
organique,  la  paroi  des  tubes  de  la  dentine  exceptée. 

On  peut  encore  s’en  servir  pour  dissoudre  les  substances  calcaires 
dans  les  tissus  normaux , les  productions  pathologiques  qui  en 
sont  incrustées,  dans  divers  calculs  et  concrétions,  etc.  Il  est  dans 
ce  but  fréquemment  employé  en  anatomie  animale  et  végétale. 

403.  L’acide  chlorhydrique,  devenu  jaune  au  contact  des  matières 
organiques  ou  par  son  exposilion  à la  lumière , dilué  par  2 à 3 fois 
au  moins  de  son  volume  d’eau  met  en  évidence  d’une  manièrs  Irès- 
nelte  les  fibres-cellules  des  tissus  qui  en  renferment  dans  les 
embrvons  des  vertébrés  et  des  invertébrés.  Ces  fibres  deviennent 
assez  faciles  à isoler  dans  les  tissus  qui  ont  séjourné  quelques  heu- 
res dans  l’acide  dilué  comme  il  vient  d’être  dit,  mais  un  séjour 
trop  prolongé  les  ramollit  ou  les  rend  friables.  . 

L’acide  chlorhydrique  peut  être  utilisé  aussi  pour  rendre  évident 
le  contenu  des  navicules  vivantes  et  sa  disposition,  parce  qu’il  le 
bleuit  ou  le  rend  vert  en  môme  temps  qu’il  fait  cesser  les  mouvements 
propres  de  ces  cellules  végétales. 

Acide  azotique. 

404.  L'acide  azotique  ou  nitrique  peut  être  considéré  comme 
isolant,  comme  altérant,  comme  durcissant  et  comme  colorant. 

Comme  isolant,  il  a été  employé  parKiihne  pour  étudier  les  fibres 
musculaires,  après  mélange  avec  du  chlorate  de  potasse;  il  devient 
également  isolant  en  faisant  disparaître  le  tissu  lamineux  s’il  est 
très-dilué  de  manière  à être  altérant  de  ce  dernier  tissu.  Il  sert 
ainsi  à chercher  les  terminaisons  nerveuses  dans  les  muscles. 

Il  a été  utiljsé  comme  colorant  grûce  à sa  propriété  de  teinter 
en  jaune  les  substances  albuminoïdes  des  tissus  animaux,  l’utri- 
cule  azoté  et  le  noyau  des  cellules  végétales.  Son  emploi  le  plus  fré- 
quent est  pour  isoler  les  fibres  musculaires  lisses  et  pour  enlever 
les  substances  calcaires  déposées  dans  les  tissus. 

Pour  isoler  les  muscles  lisses  on  se  sert  de  cet  acide  dilué  dans 


les  proportions  suivantes  : 

Eau 

Acide  azotique ^00 


Dans  ce  cas  au  bout  do  quelques  jours  do  macération  les  fibres 
lisses  s’isolent  avec  la  plus  grande  facilité.  En  essayant  l’ac.ide  azo- 
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tique  sur  les  muscles  lisses  de  rinlestin,  nous  avons  pu  nous  con- 
vaincre que  ce  rêaclif  permet  d'isoler  avec  la  plus  grande  facilité 
les  glandes  de  Lieberkiihn,  en  conservant  tout  à liiit  intact  le  revê- 
tement épithélial. 

L'acide,  azotique,  dans  les  proportions  de  4 à Tt  parties  pour  100 
partiés  d’eau  ou  environ,  a de  tout  temps  été  employé  comme  dur- 
cissant des  tissus  musculaires  et  surtout  nerveux,  et  comme  gon- 
flant et  ramollissant  le  tissu  lamincux  de  manière  à permettre  la  fa- 
cile dissection  des  nerfs  et  des  muscles.  Il  durcit  et  colore  un  peu 
la  substance  amorphe  du  tissu  nerveux  gris  central  prise  en  masse 
ou  sur  les  coupes.  Il  la  sépare  nettement  ainsi  du  tissu  lamineux 
névrilématique  ou  autre  avec  lequel  on  l'a  parfois  confondue  systé- 
matiquement à l’encontre  des  faits  les  plus  évidents. 

Il  sert  aussi,  comme  on  vientde  le  voir, pour  enlever  les  substances 
calcaires  soit  à l’état  de  phosphates,  soit  à l’état  de  c^arbonates  ; il 
suffit  de  placer  l’os,  le  cartilage  incrusté  de  sels  calcaires,  une 
pièce  pathologique  ayant  subi  l’incrustation  crétacée  dans  l’acide 
nitrique  dilué  (ac.  nitrique  10,  eau  100)  pour  que,  après  quelques 
jours  de  macération,  ou  obtienne  l’effet  désiré.  On  peut  ainsi  isoler 
les  corpuscules  osseux,  les  caiialicules  dentaires,  dissoudre  cer- 
tains calculs,  etc. 

L’acide  nitrique  peut  encore  être  utilisé  pour  constater  la  pré- 
sence de  la  matière  colorante  de  la  bile  dans  un  tissu  quelconque 
Nous  parlerons  plus  loin  du  fréquent  emploi  de  cet  acide  en  anato- 
mie végétale. 

Mélanges  nitro-chlorliydriques . 

405.  En  mélangeant  é parties  égales  approximativement  l’acide 
azotique  et  l’acide  c,hlorhydri(|uc  et  en  mettant  une  portion  de  ce 
mélange  dans  au  moins  5 à 6 parties  d’eau,  on  obtient  un  liquide 
qui  conserve  longtemps  le  ti>su  musculaire  de  la  vie  végétative,  le 
tissu  nerveux  central  qu’il  durcit,  etc.  Il  permet  ensuite  d’isoler 
aisément  les  fibres-cellules  du  premier  et  celles  des  vaisseaux  san- 
guins, celles  des  capillaires  surtout.  Ce  mélange  peut  être  utilisé 
de  la  même  manière  pour  la  recherche  des  fibres  musculaires  chez 
les  invertébrés,  mais  il  faut  en  augmenter  la  dilution  dans  des  pro- 
portions que  l’expérience  apprend  seule  à déterminer. 

Mélanges  d'acide  azotique  et  de  sels  de  potasse. 

406.  En  ajoutant  du  chlorate  de  potasse  à de  l'acide  azotique 
monohydraté  ordinaire^  on  obtient  un  liquide  dangereux  à manier 
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parce  qu’il  est  détonant;  plus  ou  moins  étendu  d'eau,  il  a servi 
à Kùhne  à isoler  les  fibres  musculaires  et  à étudier  la  terminaison 
des  nerfs.  On  a proposé  l'emploi  d'un  mélange  d'acide  azotique  et 
de  chlorure  do  potassium  plus  ou  moins  dilué,  pour  étudier  les 
tubes  uriniféres.  Il  n’a  guère  d'avantage  sur  le  mélange  nilro- 
cblorhydrique. 

Acide  sulfurique. 

407.  L’acide  sulfurique  peut  être  utilisé  comme  isolant,  comme 
altérant,  comme  durcissant. 

Comme  isolant  on  s’en  seid  avec  avantage  dans  l’étude  des  poils 
et  des  ongles,  et  en  général  des  substances  cornées.  Ce  réactif 
permet  en  effet  d’isoler  les  cellules  de  l’ongle,  et  pour  cela  il  suffit 
de  faire  macérer  l'ongle  dans  l'acide  sulfurique  concentré.  Dans 
ce  cas  il  est  bon  de  chaulfer  légèrement,  ce  qui  amène  l'isolement 
des  cellules  beaucoup  plus  rapidement  (|ue  si  on  avait  agi  à la 
température  ordinaire.  Ce  qui  vient  d’étre  dit  pour  l’ongle,  s’ap- 
plique à l'étude  de  l’épiderme  et  de  la  substance  corticale  des  poils. 
Il  gonfle  d'une  manière  remarquable  les  cellules  épithéliales 
et  rend  leur  noyau  très-pâle  ou  le  dissout  tout  à fait. 

Comme  isolant  et  altérant  en  même  temp.s,  on  peut  le  prendre 
pour  faire  disparaître  le  tissu  lamineux;  à cet  effet,  on  fait  macérer 
dans  l’acide  sulfurique  très-étendu.  M.  Schnltze  l'a  employé  comme 
durcissant  en  mêlant  1 à 10  gouttes  d'acide  concentré  à. îO  grammes 
d’eau  ; il  le  conseille  pour  étudier  certaines  parties  des  organes 
nerveux  centraux,  et  les  glandes  lymphatiques. 

D’après  les  essais  qiie  nous  avons  faits  avec,  ce  réactif,  il  nous  pa- 
rait donner  des  résultats  satisfaisants. 

On  peut  se  servir  de  l'acide  sulfurique  pour  enlever  les  sels  cal- 
caires, mais  il  donne  rapidement  de  nombreux  cristaux  aciculaires 
de  sulfate  de  chaux,  qui  gênent  l’examende  la  préparation,  cl  font 
qu’on  doit  lui  préférer  les  acides  étudiés  plus  haut. 

L'acide  sulfurique  est  aussi  utilisé  comme  réactif  colorant  quand 
il  est  associé  soit  au  sucre,  soit  à l'iode. 

408.  Nous  nous  réservons  de  parler  de  son  emploi  fréquent 
dans  l’élude  des  tissus  végétaux  en  traitant  des  applications  du  mi- 
croscope à la  botanique. 

Nous  avons  déjà  dit  que  convenablement  étendu,  il  gonfle  les 
fibres  lamineuses  et  leurs  faisceaux,  en  pâlissant  un  peu  les  fibres 
élastiques  qui  les  accompagnent.  Nous  avons  signalé  en  même 
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temps  (p.  287)  la  cause  chimique  de  ces  modifications  physiques. 
Le  pouvoir  réfringent  de  l'acide  sulfurique  monohvdraté  est  de 
0,612. 

Son  action  sur  la  substance  des  diverses  espèces  d'éléments  ana- 
tomiques, les  fibres  élastiques  exceptées,  fait  qu'on  l’emploie  parti- 
cul  ièreiiient  dans  les  cas  où  l'on  veut  distinguer  les  granules  de 
noir  de  fumée  et  de  charbon  proprement  dit  dans  le  poumon,  dans 
les  glandes  lympliatiques,  etc.,  de  ceux  du  pigment  mélanique 
des  grains  d'hématosine,  etc. 

Nous  reviendrons  plus  loin  sur  l'influence  de  l’acide  sulfurique 
plus  ou  moins  étendu  d'eau  et  chauffé,  en  parlant  de  la  coclion  des 
tissus  dans  divers  liquides.  En  effet,  si  l’on  soumet  pendant  vingt- 
quatre  heures  un  fragment  de  tissu  lamineux  à l'action  de  l’acide 
sulfurique  affaibli,  10  grammes  sur  1,000  grammes  d'eau,  on  le 
verra  se  dissoudre  à une  température  de  55  à 40  degrés  centi- 
grades et  prendre  la  forme  d'une  colle.  On  peut,  par  ce  moyen, 
isoler  d’autres  éléments  constitutifs  du  tissu  cellulaire  en  procé- 
dant avec  précaution.  Une  ébullition  prolongée  plus  ou  moins, 
suivant  les  circonstances,  de  quelques  minutes  en  général,  active 
considérablement  cette  préparation. 

Acide  osmique  bu  hyperosmique.  ' 

409.  On  ne  connaît  comme  on  sait,  qu’un  acide  osmique  (OsO*). 
Il  est  employé  comme  réactif  en  anatomie  depuis  quelques  années 
seuieiiicnt.  Il  est  appelé  é rendre  de  grands  services  en  histologie, 
tant  humaine  que  comparée,  c.ar  il  a déjà  conduit  à de  bons  ré- 
sultats depuis  qu’on  l'utilise. 

Les  effets  (|u’on  peut  obtenir  à l’aide  de  ce  réactif  sont  com- 
plètement liés  à la  manière  dont  on  s’en  sert;  ici  plus  qu’ailleurs 
il  est  important  d'apporter  une  grande  attention  aux  degrés  de 
concentration  de  la  solution  et  au  temps  durant  lequel  on  laisse 
l'objet  en  contact  avec  le  réactif. 

L’acide  hyperosmique  est  colorant  et  durcissant;  ce  sont  du 
moins  de  ses  propriétés  les  deux  dont  on  tire  parti.  Comme  colo- 
rant, on  peut  dire  que  c’est  surtout  sur  les  corps  gras  que  l'acide 
hyperosmique  agit;  on  obtient  une  coloration  noire  très-intense 
de  ces  principes.  Il  peut  également  être  employé  à colorer  les 
muscles  et  les  épithéliums. 

l'our  donner  une  idée  exacte  de  l'utilité  de  ce  composé,  il  suffira 
d'indiquer  les  travaux  dans  lesquels  on  l’a  essayé  avec  succès.  Les 
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résultats  les  plus  remarquables,  obtenus  à l'aide  de  ce  réactif,  sont 
relatifs  au  système  nerveux  central  et  périphérique. 

Si  on  agit  sur  les  cellules  nerveuses  de  la  moelle  épinière 
comme  Schulize  l’a  fait,  on  obtient  dans  ces  éléments  une  apparence 
fibrillaire  se  continuant  dans  les  prolongements,  et  qu'on  retrouve 
du  reste  dans  le  cylindre  de  l'axe  lui-méme;  le  même  résultat  est 
obtenu  par  l'acide  chromique.  tiés-dilué,  ou  le  bichromate  po- 
tassique. L’action  sur  les  fibres  nerveuses  à luocllc  est  certainement 
la  plus  remarquable  ; dans  ce  cas  on  voit  ces  fibres  se  colorer  en 
noir,  et  par  ce  moyen  on  peut  les  suivre  avec  beaucoup  de  facilité 
jusqu'au  moment  où  elles  abaiidouiieut  la  gaine  médullaire  prés 
de  leur  terminaison.  A ce  moment  on  constate  l’effet  de  l’acide 
byperosmique  sur  le  cylindre-axe,  et  l’apparence  fibrillaire  décrite 
par  Scliultze.  Cetle  réaction  nous  a permis  de  déterminer  le 
point  où  les  nerfs  atteignent  les  corpuscules  de  Pacini,  et  le  mode 
de  terminaison  de  l’extrémité  delà  fibre  dans  le  renflement  terminal. 

Les  résultats  les  plus  intéressants  ont  été  obtenus  par  M.  Scliultze 
dans  l’examen  do  la  structure  de  la  rétine;  voici  comment  on  doit 
l’employer  dans  ce  dernier  cas.  Si  on  laisse  macérer  seulement  pen- 
dant une  demi-heure  à deux  heures,  on  se  sert  d’une  solution  de  \ ’;h  à 
1 partie  d’acide  pour  100  d’eau  ; ^si  on  veut  laisser  de  dix  ù vingt- 
quatre  heures  on  prendra  la  solution  do  1/5  à 1/ 10  p.  100;  ou  voit  donc 
que  la  concentration  de  la  solution  doit  être  en  raison  inverse  du 
temps  d’action.  Nous  ferons  remarquer  que  pour  obtenir  de  bons 
et  rapides  effets  de  l’acide  hyperosmique , il  est  presque  néces- 
saire de  suivre  à des  temps  trés-rapprochés  l’action  du  réactif,  cl 
alors  on  trouve  facilement  le  meilleur  mode  d'emploi  de  ce  com- 
posé quant  à sa  concentration  et  à la  durée  de  l’action  sur  un 
tissu  donné. 

La  solution  faible  d’acide  osmique  a permis  :i  Pfliiger  de  suivre 
la  terminaison  des  nerfs  dans  le  foie,  et  leurs  connexions  avec  les 
cellules  enchymatiques  glycogènes. 

Nous  nous  sommes  servi  de  l’acide  hyperosmique  pour  exa- 
miner la  terminaison  des  nerfs  dans  le  bec  du  canard  ; il  nous 
suffira  d’indiquer  la  méthode  que  nous  avons  suivie  pour  mon- 
trer la  manière  d’utiliser  ce  réactif.  On  prend  la  peau  du  bec  d’un 
animal  fraichemeni  tué  (nous  ne  saurions  trop  recommander 
de  prendre  toujours  des  organes  aussi  frais  que  possihlel,  qu’on 
met  dans  une  solution  de  1 partie  d’acide  pour  500  d'eau,  pendant 
quinze  é vingt-quatre  heures.  On  voit  alors  comme  premier  phéno- 
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mène  que  ce  fragment  de  peau  est  durci  suffisamment  pour  per- 
riieltrc  de  faire  des  coupes  très-minces.  Sur  une  coupe  on  reconnaît 
de  suite  que  i'action  du  réactif  s’esi  portée  sur  les  nerfs,  sur  leurs 
organes  terminaux  et  sur  l'épiderme,  qui  est  coloré  très-fortement; 
le  tissu  connectif  est  contracté  mais  faiblement  coloré  ; si  on  est 
dans  un  endroit  où  il  y a des  vésicules  adipeuses,  celles-ci  se  inon- 
trenl  alors  sous  forme  de  sphères  complètement  noires.  Au  lieu  de 
laisser  macérer  comme  nous  venons  de  l’indiquer,  on  peut  faire  des 
coupes  minces  sur  l’organe  frais  et  les  plonger,  pendant  un  temps 
court  dans  une  solution  de  l/'2  à 1 p.  IflO,  et  on  obtient  les  mêmes  ré- 
sultats. 11  y a peut-être  avantage  à faire  ainsi,  parce  qu’on  peut 
suivre  l'action  du  réactif  sous  le  microscope. 

L’emploi  de  l’acide  hyperosmique  a un  désagrément  qu’il  est  bon 
de  signaler,  c’est  qu’il  donne  quelquefois  une  opacité  très-grande 
aux  tissus,  et  que  par  suite  il  devient  nécessaire  de  recourir  à l’acide 
acétique  et  à la  glycérine  pour  faire  la  préparation  ;dl  est  cependant 
des  cas  où  on  ne  peut  agir  de  la  sorte  et  où  il  faut  absolument  faire  la 
préparation  dans  l’eau  ou  dans  la  solution  elle-ménie. 

Signalons  comme  exemi)le  les  corpuscules  de  Pacini  du  mé- 
sentère du  chat  sur  lesquels  ce  réactif  permet  de  découvrir  la 
structure  du  rentlement  terminal  de  la  fibre  nerveuse,  structure 
qui  disparait  instantanément  par  l'addition  d'acide  acétique  ou 
do  glycérine. 

410.  Comme  colorant  et  durcissant,  l’acide  hyperosmique  a été 
utilisé  par  Eimcr  pour  l’étude  de  l'épithélium  de  l’intestin,  et  des 
rapports  des  cellules  dites  caliciformes  avec  l’intérieur  des  villosi- 
tés. Cet  auteur  place  l'intestin  dans  une  solution  à 1 p.  100  pen- 
dant vingt-quatre  heures  et  pratique  des  coupes  minces. 

L'emploi  de  l'acide  hyperosmique  doit  certainement  donner  de 
bons  effets  a\oc  une  quantité  d’organes,  et  on  no  saurait  trop 
en  recommander  l’usage  à ceux  qui  veulent  étudier  des  termi- 
naisons nerveuses.  Cependant,  nous  n’avons  pu  obtenir  des  ré- 
sultats nets  sur  les  nerfs  des  Mollusques  acéphales,  mais  cela  tient 
probablement  à ce  que  nos  essais  concernant  la  concentration  de 
la  solution,  n'ont  pas  été  assez  nombreux. 

Lorsqu’on  a traité  la  moelle  épinière  par  l’acide  osmique,  on 
peut  la  faire  durcir  dans  l’alcool,  et  pratiquer  des  coupes  minces  qui 
doivent  être  imbibées  avec  le  carmin,  de  telle  façon  que  les  cellules 
nerveuses  et  les  cylindres-axes  se  montrent  colorés  en  rouge  et 
la  gaine  médullaire  des  nerfs  en  noir.  On  peut  utiliser  très-souvent 
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cette  double  coloration  c'ust-à-dire  quo  tout  organe  traité  par  l'acide 
osmique  peut  être  coloré  par  le  carmin,  et  il  est  certain  que  cette 
méthode  conduira  à de  bons  résultats. 

Acide  borique. 

411.  Cette  substance  a été  employée  récemment  par  Basch.  La 
solution  à 1 p.  100,  agissant  pendant  vingt-quatre  heures,  fait 
apparaître,  sur  les  cellules  épithéliales  prismatiques  et  sur  celles 
de  la  voûte  palatine  et  de  la  langue,  l’aspect  d'orifices  arrondis. 

Acide  oxalique. 

412.  L'usage  de  l’acide  oxalique,  a été  proposé  par  M.  Schultze. 

11  emploie  une  solution  saturée  et  froide  d’acide  oxalique,  celle-ci 

rend  transparent  le  tissu  connectif.  Cette  solution  conserverait  in- 
tacts, d'après  cet  auteur,  les  éléments  délicats  du  système  nerveux. 
11  est  en  effet  favorable  à la  recherche  des  cylindres-axes  terminaux 
des  nerfs  dans  la  peau,  les  muqueuses,  etc.  M.  Schultze  conseille 
aussi  la  solution  d’acide  oxalique  dans  l'alcool. 

M.  Itanvier  l'a  utilisé  pour  faire  apparaitre  les  noyaux  dans  les 
cellules  préalablement  imprégnées  par  le  nitrate  argentique. 

Acide  tartrique. 

413.  L'acide  tartrique  en  solution  concentrée  ou  plus  ou  moins 
diluée  agit  sur  le  tissu  lamineux  qu’il  rend  transparent,  à peu  prés 
comme  le  lait  l'acide  acétique  étendu,  il  n’attaque  pas  les  parois 
propres,  ni  les  épithéliums  glandulaires  qu'il  rend  au  contr.iire  plus 
grenus  et  plus  opaques.  11  peut  par  suite  être  employé  avantageuse- 
ment pour  faire  macérer  les  organes  dont  on  veut  étudier  ensuite 
les  petites  glandes  ou  les  grosses  glandes  elles-mêmes  dont  il  rend 
les  culs-de-sac  plus  faciles  à observer. 

Acide  formique. 

414.  L'acide  formique  a été  employé  en  solutions  plus  ou  moins 
concentrées  dans  ces  dernières  années  pour  remplacer  l'acide  acé- 
tique. Il  agit  comme  lui  sur  le  tissu  lamineux,  etc. 

Acide  plie'nique. 

41.5.  L'eau  contenant  de  1 à 5 pour  100  ou  même  pour  300  d'a- 
cide phénique  ne  sert  pas  directement  aux  observations  microsco- 
piques, mais  elle  est  utilisée  pour  conserver  sans  putréfaction  pen- 
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danl  des  mois  les  orj'ancs  dont  on  désire  voir  les  tissus  tels  qu'ils  sont 
à l’état  frais.  Il  suffit  pour  cela  de  tenir  les  pièces  entourées  d un 
linge  mouillé  de  ce  liquide  dans  un  vase  fermé,  contenant  en  outre 
un  peu  de  cette  solution  sur  une  liaulcur  de  1 centimètre  au  plus. 

On  peut  encore  placer  simplement  la  pièce  sur  des  étoupes 
ou  sur  un  chiffon  imbibé  de  ce  mélange  et  tenir  le  tout  dans  un  fla- 
con bouché  de  manière  à ce  que  l’acide  conservateur  ne  s’évapore 
pas  trop  vite.  (Lemaire,  Lister.) 

L’eau  phéniquée  dans  la  proportion  de  1 à 5 parties  d’acide  phè- 
nique  pour  1000  parties  d’eaii  peut  servir  de  liquide  conservateur 
pour  les  coupes  microscopiques  des  tissus  végétaux.  Une  plus  forte 
proportion  d’acide  coagule  et  altère  la  disposition  du  contenu  azoté 
des  cellules. 

ARTICLE  IT.  DE  l'eNPI.OI  DE  l.’.VCIOE  CHROMIQCE  ET  DES  CilKOIlVTES 

DE  POTASSE. 

416.  L’emploi  de  l’acide  chromique  en  anatomie  générale  a été 
fait  pour  la  première  fois  par  Hannover  en  1840.  Depuis  lors  cet 
emploi  est  devenu  familier  à tous  les  anatomistes  qui  en  font  un 
fréquent  usage.  (Voy  aussi  la  première  édition  de  cet  ouvrage,  1849, 
p.  229-‘.'30.) 

Il  peut  être  utilisé  comme  agent  inofl'ensif,  comme  altérant, 
colorant,  dissociant  et  durcissant.  Sous  ce  dernier  point  de  vue  son 
usage  a marqué  un  des  plus  importants  progrès  qu’aient  fait  les 
procédés  qu’exige  l’étude  de  l'histologie,  en  permettant  de  rendre 
tous  les  tissus  assez  consistants  pour  qu'ils  puissent  être  ramenés 
A l’état  de  coupes  transparentes,  permettant  de  constater  la  forme, 
le  volume  et  l’arrangement  réciproque  réel  des  parties  constituan- 
tes invisibles  A l’oeil  nu  dans  la  profondeur  de  presque  tous  les 
organes. 

A.  Acide  chromique  considéré' comme  liquide  inoffensif. 

41 7.  Dans  un  sens  absolu  on  ne  peut  considérer  l'acide  chromi- 
que comme  liquide  inoffensif  ; il  possède  pourtant  la  propriété  re- 
marquable et  très-utilisée  en  micrographie  de  conserver  les  élé- 
ments très-délicats  comme  ceux  du  système  nerveux.il  peut  être 
considéré  encore  comme  inoffensif  en  ce  sens  que  la  coagulation 
qu’il  produit  ne  déforme  pas  considérablement  les  éléments  soumis 
A son  action;  mais  cependant,  outre  la  coagulation  produite,  il  y a 
une  combinaison  chimique  qui  amène  un  changement  dans  la 
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trans|iari'ncn  dos  olijcls.  Son  auliuii  dans  ce  cas  doit  t‘‘lre  décrite  à 
propos  de  l'acide  chroniique  considéré  comme  isolant. 

On  peut  remployer  en  solution  très-faible,  i p.  5000  p.  d’eau, 
comme  liquide  remplaçant  soit  l’eau,  soit  l'eau  allinminèe,  pour 
(aire  les  préparations  extemporanées,  et  il  donne  dans  ce  cas  de  fort 
bons  résultats.  Nous  nous  en  servons  journellement  pour  faire  les  pré- 
parations microscopiques  quelles  qu'elles  soient  ; il  faut  toujours 
avoir  sur  la  table  de  travail  un  flacon  contenant  celte  solution. 

B.  Acide  cliromique  employé' pour  isoler  les  éléments. 

4(8.  Pour  employer  l’acide  cliromique  comme  isolant,  on  se  sert 
de  solutions  aipieuses  faibles  variant  de  1 p.  ‘iSOOà  1 p.  5000  et  on 
laisse  macérer  le  tissu  pendant  vingt-quatre  ix  quarante-huit  heures 
à la  température  ordinaire.  Il  a été  employé  de  lasorte  par  Beiter  s, 
M.  Scinilize  et  autres  dans  les  investigations  délicates  sur  les  centres 
nerveux  et  leslerrninaisons  des  nerfs  des  organes  des  sens.  Pflüger, 
betzerich  et  Boll  s’en  sont  servi  avec,  avantage  pour  montrer  les  rap- 
ports des  libres  nerveuses  avec  la  membrane  propre  des  glandes 
salivaires  (Pflüger), du  testicule  (I>»tzorich),  de  la  glande  lacrymale 
(Boll).  Nous  en  usons  conlinuellement  pour  préparer  les  épithé- 
liums délicats,  et  il  nous  a donné  d'excellents  résultats  pour 
étudier  les  corps  cyathiformes  qu’on  rencontre  dans  les  organes 
tactiles  des  poissons. 

Quant  au  mode  d'application  de  cette  solution  faible,  d'acide 
cliromique,  il  est  indispensable  d'apporter  une  grande  attention  à 
la  quantité  de  liquide  employée  et  à la  durée  de  son  action.  Pflüger 
dans  ses  recherches  surles  nerfs  des  glandes  salivaires  recommande 
de  laisser  macérer  pendant  vingt-quatre  heures  une  glande  sous- 
maxillaire  de  lapin,  par  exemple,  dans  une  quantité  d'eau  sufflsante 
pour  la  recouvrir,  liquide  auquel  on  ajoute  5 à fi  gouttes  de  solution 
(•bromique  de  1 partie  pour  5500  d’eau  à 1 partie  pour  5000.  Cette 
méthode  sert  à déterminer  le  rapport  des  nerfs  avec  la  paroi  pro- 
pre des  culs-de-sac.  Nous  verrons  que  la  même  solution  employée 
d’une  façon  différente  constitue  un  moyen  de  durcissement. 

419.  Comment  l’acide  cliromique  en  dissolution  agit-il  sur  les 
tissus  pour  amener  la  dissociation  des  éléments  sans  les  altérer? 
voici  ce  que  nous  pensons  i cet  égard  : • 

Outre  la  coagulation  que  produit  le  liquide  mis  en  contact  avec 
un  élément  anatomique  encore  vivant,  l’acide  se  combine  avec  la 
substance  même  des  éléments  et  il  se  produit  ici  une  véritable  com- 
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binaisoii  (;hiiiii({iic  ; de  lu  résulte  un  corps lûiyant  plus  exactement 
la  même  composition  élénienlaire  rpie  les  tissus  vivants.  Cetle 
coagulation  dilTére  de  la  coagulation  ordinaire  produite  par  la 
mort  en  ce  que  les  éléments,  changés  chimiquement  par  fixation 
de  quelque  com|)0.sé  chromiquenc  sont  plus  aussi  facilement  impré- 
gnés par  l'eau  et  par  là  même  ne  peuvent  plus  être  gonflés  et 
déformés.  L'acide  cliromiqucagissant  ainsi  sur  les  éléments  figurés, 
l'eau  n’imprègne  que  les  intervalles,  et  par  suite  la  dissociation  de- 
vient plus  facile.  Lette  coagulation  et  cette  combinaison  des  élé- 
ments sont  la  cause  de  la  coloration  légère  et  de  l’accentuation 
des  contours  qu’on  observe  sur  les  tissus  délicats,  tels  (jue  les 
épithéliums  priMiKiti(pies  de  l'intestin,  des  fosses  nasales,  et  sur- 
tout sur  les  cellules  glandulaires  vus  par  lumière  transmise. 

La  solution  à I pai  tie  d'acide  poiii-  5000  d'eau  dissocie  très-bien 
les  cellules  nerveuses  de  la  moelle  épinière;  elle  permet  de  les  sé- 
parer de  la  masse  granuleuse  trt'«-complélement,  et  en  ménageant 
avec  facilité  les  prolongements  môme  Irés-délicats.  M.  Schultze  est 
arrivé  à montrer  l'existence  d’un  état  lihrillaire  dans  l’intérieur 
des  grosses  cellules  nerveuses  par  cette  niéthode. 

C.  Acide  chrmniqne  comme  agent  colorant. 

4!j0.  On  ne  peut  pas  dire  rigoureusement  que  l’acide  chro- 
mique  puisse  être  regardé  comme  colorant  simplement  les  élé- 
ments ou  tissus  ; toujours  à côté  de  la  coloration  produite  se 
manifestent  la  propriété  d’isolement,  ou  celle  de  durcissement.  On 
utilise  l’une  ou  l’autre  de  ces  deux  propriétés  combinées  à celle 
de  la  coloration,  suivant  chaque  cas  spécial  et  selon  le  but  qu'on 
se  propose  d’atteindre. 

Un  exemple  fixera  mieux  la  pensée  et  indiquera  de  suite  ce 
dont  il  s'agit  : Veut-on  étudier  les  épithéliums  délicats,  s’altérant 
très-vite,  et  conserver  leurs  formes  normales  ; deux  cas  peu- 
vent se  présenter:  1“  on  veut  les  voir  isolés;  2“  on  veut  les  voir 
en  place  et  étudier  les  rapports  qu’ils  présentent  entre  eux. 
Dans  chacun  de  ces  cas,  on  devra  employer  des  solutions  à des 
degrés  divers  de  dilution,  et  surtout  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long. 

Dans  le  premier  cas,  les  solutions  faibles,  agissant  pendant 
vingt-quatre  heures,  donneront  les  meilleurs  résultats;  dans  le 
second , des  solutions  plus  concentrées , agissant  plus  long- 
temps, réussiront  mieux.  Notons  cependant  que,  dans  lu  plupart  des 
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expériences,  les  élénicnls  deviennent  trop  opaques  lorsqu’on  les  dur- 
cit; ils  nécessitent,  pour  être  examinés,  des  coupes  extrêmement 
minces  ou,  à défaut  de  celles-ci,  l’usage  des  moyens  voulus  pour 
rendre  Iraiisparente  une  préparation  d’une  certaine  épaisseur, 
celui  db  la  glycérine  par  exemple;  telle  est  le  cas  des  coupes  de  la 
muqueuse  nasale,  de  la  rétine  et  des  organes  parenchvmateux, 

11  est  cependant  des  circoiislances  dans  lesquelles  la  coloration 
unie  au  durcissement  sert  à diflérencier  entre  eux  deux  éléments 
ou  tissus,  aloi's  que  d’autres  moyens  ne  donnent  que  des  résul- 
tats peu  avantageux.  C’est  ainsi  que  dans  la  capsule  surrénale 
durcie  par  l’acide  chromique  on  distingue  immédiatement  la 
ligne  de  démarcation  entre  la  substance  médullaire  et  la  substance 
corticale,  par  l’effet  seul  de  la  coloration  ; la  substance  médullaire 
se  colore  en  brun  foncé;  la  substance  corticale  se  colore  peu;  or, 
par  les  autres  méthodes  soit  de  durcissement,  soit  de  coloration, 
la  délimitation  nette  entre  les  deux  substances  est  très-difficile. 
Les  faits  que  nous  venons  de  signaler  s’appliquent  également  à 
l’usage  des  chromâtes  et  de  la  solution  de  Miiller. 

L’emploi  de  l’acide  chromique  comme  colorant  est  surtout 
utile  lorsqu'on  veut  étudier  des  éléments  isolés,  normalement  pAles, 
réfractant  peu  la  lumière,  facilement  altérables.  Il  en  est  égale- 
ment qu’on  voit  déjà  très-bien  en  employant,  soit  l'eau,  soit  Liod- 
sérum  comme  véhicule,  qui  se  distinguent  beaucoup  mieux  après 
une  macération  dans  la  solution  chromique  ; à cet  égard,  on  ne 
saurait  trop  recommander  l’emploi  de  l’acide  ebrumique  comme 
colorant  aux  personnes  qui  doivent  faire  des  démonstrations  his- 
tologiques et  aux  commençants. 

F’ienons,  par  exemple,  l’épithélium  à cils  vibratiles  des  mam- 
mifères ou  de  la  grenouille  : on  voit  facilenicnt  les  cils  quand  le 
mouvement  vibratoire  existe  encore;  mais  alors  on  ne  distingue 
nettement  ni  la  base  des  cellules  portant  les  cils,  ni  toujours 
les  cils  eux-mêmes;  si  on  isole  les  cellules,  il  faut  déjà  une 
certaine  habitude  du  maniement  du  microscope  et  surtout  des 
effets  de  lumière  pour  bien  saisir  les  filaments  xibraliles  avec  tons 
leurs  carai'tères;  il  est  surtout  souvent  difficile  de  les  montrer  à 
des  personnes  inexpérimentées.  Si  on  fait  macérer  la  mu(|ucusedans 
l’acide  chromique,  le  tout  devient  aisé  à voir,  et  oit  peut  même 
employer  la  glycérine  comme  véhicule,  ce  qui  permet  en  outre  de 
faire  des  préparations  bonnes  à conserver  pendant  un  temps  plus 
ou  moins  long. 
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Ces  données  s'appliquent  également  à l'épithélinm  des  fosses 
nasales,  dans  lequel  on  distingue  alors  purfaitenient  les  carac- 
tères décrits  par  Scliultze  ; l'épithélium  intestinal,  les  cellules  ner- 
veuses, etc,  sont  dans  le  même  cas. 

421.  Nous  devons  examiner  ici  sur  quelles  parties  se  lixe 
principalement  l'acide  chromique  comme  colorant  et  coagulant, 
car  nous  croyons  que  le  résultat  obtenu  est  dû  à ces  deux  pro- 
priétés du  réactif,  l/acide  chromique  et  les  chromâtes  on  général 
se  fixent  plutôt  sur  tel  élément  que  sur  tel  autre,  suivant  la  consti- 
tution intime  de  chacun.  La  preuve  de  l'exactitude  de  cette  manière 
de  voir  est  facile  à donner  : si  on  examine  l'action  do  l'acide  chromi- 
que sur  l'épiderme  on  constate  que  les  cellules  les  plus  superficielles 
sont  peu  ou  pas  colorées,  tandis  que  les  cellules  profondes  et  sur- 
font celles  dites  du  corps  muqueux  sont  fortement  influencées 
par  le  réactif,  à tel  point,  que  les  celhdes  les  plus  profondes,  pour 
être  examinées,  nécessitent  des  coupes  très-minces  rendues  trans- 
parentes par  différents  véhicules. 

Nous  pourrions  ajouter  que  plus  les  éléments  se  montrent 
granuleux  à l’état  frais,  plus  ils  fixent  l’acide  chromique  et  même 
iis  sont  d'autant  plus  attaqués  qu'ils  se  rapprochent  davantage 
de  l'état  embryonnaire.  Nous  avons  du  reste  constaté  égale- 
ment ce  fait  sur  les  cellules  des  cartilages  de  certains  animaux  non 
entièrement  adultes,  lorsqu’on  les  examine  près  du  périchondre, 
et  là  encore  l'acide  chromique  permet  de  distinguer  nctlement  la 
limite  séparant  le  cartilage  proprement  dit  du  tissu  lamineux  du 
périchondre.  Il  faut  encore  signaler  que,  dans  les  éléments  où  le 
noyau  a disparu,  dans  les  cellules  épidermiques  superficielles  par 
exemple,  la  coloration  est  presque  nulle. 

Si  nous  traitons  des  éléments  nerveux,  les  cellules  surtout,  avec 
l’acide  chromique  modérément  concentré,  nous  voyons  de  suite 
que,  comme  pour  la  coloration  par  le  carmin,  le  noyau  est  la  pre- 
mière partie  affectée,  il  devient  beaucoup  plus  granuleux qu'àl’état 
normal;  le  nucléole  reste  transparent.  Si  la  macération  se  pro- 
longe, le  corps  de  la  cellule  devient  lui-même  granuleux  et  se  colore; 
le  nucléole  au  contraire  reste  toujours  transparent  et  incolore. 

Une  des  actions  manifestes  de  l’acide  chromique  comme  colorant 
se  fait  sentir  sur  les  muscles  de  la  vie  de  relation  qu'il  rend  plus 
opaques,  et  chez  lesquels  les  stries  transversales  ou  longitudi- 
nales se  montrent  avec  beaucoup  de  netteté. 

Remarquons  ici  qu?  l’acide  chromique  est  un  des  meilleurs  réac- 
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tifs  pour  montrer  la  décomposition  possible  des  faisceaux  striés 
en  fibrilles.  La  niacéralion  dans  la  solution  chromique,  ou  dans  celle 
dite  de  .Millier,  est  aussi  très-bonne  pour  vérifier  les  travaux  de 
Conbeim  sur  les  fibres  musculairesi  elle  remplace  parfaitement  le 
sérum,  le  sel  de  cuisine  et  l’acide  acétique  faible. 

1).  Aciile  chromique  employé  comme  altérant. 

422.  L’acide  chromique  employé  comme  altérant  peut  agir  de 
plusieurs  façons. 

Un  premier  casse  présente,  c’est  celui  où  l’acide  chromique  agit 
comme  les  acides  cbloiiiydrique,  acétique,  etc.,  sur  les  substances 
calcaires,  tant  à l’état  do  carbonates  qu’à  l’élat  de  phosphates,  soit 
en  dégageant  l’acide  carbonique  et  se  substituant  à lui,  soit  en 
dissolvant  les  phospliates.  Celle  propriété  est  utilisée  en  microsco- 
pie pour  enlever  la  substance  calcaire,  des  os,  par  exemple,  et  des 
incrustations  ou  dépôts  calcaires  pathologiques.  L’acide  chromique 
teint  en  jaune  la  substance  organique  qu'il  laisse,  comme  il  le  fait 
pour  toutes  les  substances  analogues. 

Un  second  cas  est  celui  dans  lequel  l’acide  chromique  sert  d’isolant, 
c’est-à-dire  permet  de  dissocier  avec  facilité  des  éléments  qui,  nor- 
malement, sont  trés-adhérenls  cl  très-peu  séparables,  sans  leur  faire 
subir  de  graves  altérations,  par  exemple,  les  cellules  nerveuses.  Ce 
fait  est-il  dû  à l’acide  chromique  lui-ménie?nous  ne  le  croyons  pas 
etnous  serionstentés  de  dire  qu'ici  l’action  isolante  est  due,  comme 
nous  l’avons  vu  plus  haut,  à l'imbibition  de  certaines  substances 
par  l’eau,  l’acide  chronii(|ue  se  fixant  peu  ou  lentement  sur  elles. 

Nous  retrouvons  encore  l’acide  chromique  comme  altérant,  lors- 
que nous  examinons  l’inlliience  de  differents  autres  réactifs  sur  des 
substances  ayant  préalablenienl  macéré  dans  sa  solution.  Le  tissu 
connectif  nous  en  offre  un  exemple  curieux.  On  sait  que  ce  tissu, 
traité  par  l’acide  acétique,  est  rendu  homogène;  or  ce  même  tissu, 
traité  antérieurement  par  l’acide  chromique,  est  difficilement  atta- 
quable par  l’acide  acétique,  l’acide  sulfurique  étendu,  etc.,  et 
encore  faut-il,  pour  que  cette  action  ail  lieu,  que  celle  de  l’acide 
chromique  ail  été  passagère. 

E.  Acide  chromique  comme  durci/tsant. 

42Ô.  L’usage  de  l’acide  chromique  comme  durcissant  doit  être 
considéré  sous  plusieurs  ra|qiorts.  Nous  parlerons  on  premier  lieu 
d’une  méthode  particulière  peu  employée  jusqu’à  ce  jour  et  que 
nous  considérons  comme  très-importante,  à cause  de  son  utilité 
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pour  étudier  des  parties  molles,  dont  les  éléments  sont  facilement 
altérables  et  qu’on  veut  observer  dans  leur  état  presque  normal. 

l'flüger  esl  le  premier,  cruyons-noiis,  qui  ait  érigé  en  méthode,  l'u- 
sage de  l’acide  chromique  faible  comme  durcissant.  Il  a suivi,  à l’aide 
de  ce  réactif,  les  nerfs  des  glandes  salivaires  quant  à leur  rapport 
avec  les  cellules  épithéliales.  Après  lui,  lloll  elLelzerich  ont  employé 
la  même  méthode  pour  étudier  les  nerfs  des  glandes  lacrymales 
et  du  testicule;  nous  avons  nous-mêmes  procédé  ainsi  pour  exa- 
miner des  épithéliums  délicats  et  des  terminaisons  nerveuses,  et 
toujours  avec  de  bons  ré.'-ultats.  Nous  no  saurions  faire  mieux  que 
de  décrire  le  procédé  de  l’flüger,  en  indiquant  les  précautions 
indispensables  pour  réussir  dans  certains  eas  énoncés  avec  beau- 
coup de  soin  par  ce  savant.  Pflügcr  a employé  l’acide  chromique 
de  la  façon  suivante  ; les  animaux  dont  il  veut  étudier  les  glandes 
salivaires  sont  tués  par  hémorrhagie,  par  section  des  vaisseaux  du 
cou  pour  ne  pas  avoir  de  convulsions;  les  glandes  sont  enlevées 
avec  précaution,  de  façon  à ne  leur  faire  subir  aucun  tiraillement  et 
placées  ensuite  dans  la  solution  chromique,  dans  un  tlacon  bien 
bouché.  I.a  solution  employée  est  celle  de  1 partie  pour  3500  à 
5000  parties  d’eau  ; 6 à 8 gouttes  sont  versées  sur  une  glande  salivaire 
(sous-maxillaire)  du  lapin  mise  dans  l'eau.  Cette  donnée  peut  servir 
à évaluer  la  quantité  néce.ssaire  pour  un  autre  organe,  si  toute- 
fois cependant  il  n’est  pas  trop  volumineux.  On  laisse  agir  pendant 
une  é deux  heures  ; au  bout  de  ce  temps,  dans  le  plus  grand  nom- 
bre des  cas,  les  glandes  sont  suffisamment  dures  pour  qu’on  puisse 
y pratiquer  des  coupes  même  très-minces.  On  dissocie  ensuite 
celles-ci  avec  précaution  en  faisant  aussitôt  la  préparation  avec  de 
nouvelles  parties  de  la  solution  chromique.  Il  faut  éviter  toute  es- 
pèce de  compression,  et  on  y arrive  en  plaçant  sous  le  verre  mince  des 
bandelettes  de  papier  qui  ne  peuvent  servir  qu'un  petit  nombre  de 
fois  parce  qu  elles  s’imprégnent  d’acide  chromique  et,  par  là,  ren- 
forcent la  solution  dans  les  dernières  préparations  pour  l’examen 
desquelles  on  en  fait  usage. 

424.  Les  solutions  variant  do  I partie  d’acide  chromique  pour 
100  et  jusqu’à  1000  parties  d’eau  sont  celles  dont  on  use  essen-‘ 
ticllement  comme  agent  durcissant  proprement  dit;  on  place  dans 
cette  liqueur  des  fragments<peu  volumineux  du  tissu  à étudier,  en 
commençant  par  une  solution  faible;  au  bout  de  deux  à trois  jours 
on  les  met  dans  une  liqueur  plus  concentrée.  Les  pièces  peuvent 
rester  indéfiniment  dans  la  solution  chromique  ; mais  alors,  pour 
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empêcher  la  formation  des  moisissure.s,  on  ajoute  quelques  "outtes 
d'alcool  camphré,  de  benzine,  ou  d’acide  phênique.  Au  lieu  de  lais- 
ser les  pièces  dans  l'acide  rhromiqiie  indéfinimenl,  on  peut  les 
retirer  au  bout  de  quinze  à vingt  jours  et  les  conserver  dans 
l’alcool  médiocrement  concentré. 

11  est  important  de  n’employer  que  des  fragments  de  tissus  peu 
volumineux,  car,  s'ils  sont  trop  gros,  l'acide  chromique  ne  pénètre 
pas  dans  leur  intérieur;  on  trouve  alors  la  couche  superficielle 
durcie  et  le  centre  complètement  altéré  et  ramolli  ; on  a conseillé, 
dans  le  cas  où  on  veut  durcir  des  pièces  volumineuses,  de  les  injec- 
ter préalablement  avec  la  solution  chromique. 

42d.  Bien  que  tes  chromâtes  de  potasse  ne  rentrent  pas  dans  le 
groupe  des  agents  chimiques  acides  dont  traite  ce  chapitre,  nous 
pensons  qu'il  est  utile  de  parler  ici  de  leur  emploi,  pour  mieux 
faire  ressortir  les  analogies  et  les  différences  que  présente  leur 
action  comparativement  à celle  de  l’acide  chromique. 

F.  Bichromale  ou  chromale  rouge  de  potasse. 

42l5.  Le  bichromate  potassique  possède,  toutes  les  propriétés  de 
l'acide  chromique  et  tout  ce  quia  été  dit  précédemment  de  l'utilité  - 
de  ce  dernier  s'applique  à celui-là.  Ce  sel  employé  seul  en  solution 
dans  l'eau  est  isolant  quand  la  solution  est  faible,  et  on  met  celte 
propriété  en  usage  pour  étudier  les  cellules  nerveuses,  la 
rétine,  etc. 

Comme  l'acide  chromique,  il  est  colorant,  et,  comme  tel,  il  peut 
être  utilisé  exactement  dans  les  mémes  cas  que  lui. 

Comme  durcissant,  le  bichromate  potassique  peut  être  employé 
en  solution  faible  ou  en  solution  relativement  concentrée.  Ici  les 
régies  données  à propos  de  l’acide  chromique  sont  tout  à fait  ap- 
plicables. 

Solutions  faibles  : 1/2  à 1 partie  de  sel  pour  100  parties  d’eau. 

Solution  plus  concentrée  jusqu’à  3 parties  pour  100  parties  d’eau. 

Le  bichromate  potassique  peut  être  mis  en  usage  seul  ou  associé 
à d’autres  substances  comme  par  exemple  le  sulfate  de  soude  (li- 
(fuiile  ou  liqueur  de  Muller). 


Eau 100  parties. 

Bichromate  potassique  solide.  . . . 2;i3  — 

.Sulfate  de  soude '1  — 


Celte  solution  de  Mûller  conserve  parfiiilement  les  éléments  ner- 
veux, ceu.x  surtout  de  la  rétine  et  les  éléments  glandulaires.  Ivanofi  a 
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porté  à 2 p.  iOO  la  quantité  de  sulfate  de  soude  pour  conserver 
aussi  longtemps  qu'on  le  veut  les  yeux  et  les  organes  nerveux  sur 
lesquels  on  pratique  ensuite  les  coupes,  lorsqu’il  est  besoin  de 
les  étudier.  Pour  les  yeux  des  grands  mammifères  et  les  grosses 
pièces,  il  faut  réduire  la  quantité  d'eau  à 80  parties  pour  que  le 
durcissement  et  la  conservation  soient  convenables.  On  a ainsi  un 
des  meilleurs  liquides  conservateurs  de  laboratoire  et  des  plus  faci- 
les à manier,  surtout  pour  la  conservation  des  tissus  morbides. 

Nous  nous  servons  habituellement  des  solutions  de  bichromate 
de  préférence  à celle  de  l'acide  chromique  parce  qu'il  nous  a paru 
donner  de  meilleurs  résultats. 

Chromate  neutre  ou  chromate  jaune  de  potasse. 

•127.  Ce  chromate  de  potasse  peut  être  utilisé  comme  le  précédent, 
mais  il  faut  l'employer  à dose  de  moitié  à 1 ou  2 fois  plus  forte.  On 
obtient  un  licjuidc  très-convenable  pour  durcir  tous  les  nerfs  péri- 
phériques et  les  ganglions  destinés  à être  préparés  en  coupes  min- 
ces en  mettant  2,  3 ou  4 parties  de  ce  sel  et  2 parties  de  sulfate 
de  soude  dans  100  ou  80  parties  d'eau. 

428.  Nous  nous  sommes  servi  également  d'une  solution  de  chro- 
mate  neutre  potassique  acidifiée,  et  voici  une  formule  qui,  pour  le 
durcissement,  nous  a donné  des  résultats  satisfaisants. 


Eau  distillée SOO  parties. 

Chroiiiatc  jaune  de  potasse 2à5 

Acide  nitrique i — 


C’est  là  en  fait  un  mode  d'association  du  nitrate  de  potasi-e  et  de 
l'acide  chromique.  Ce  mélange  est  des  plus  favorables  au  durcisse- 
ment et  à la  mise  en  évidence  des  terminaisons  nerveuses  dans  les 
muqueuses  des  organes  des  sens  de  l'homme  et  des  divers  animaux 
vertébrés  et  invertébrés. 

ARTICLE  V.  — DES  LIQUIDES  ALCALIKS  SERYADT  COHUE  HUYER  d'ÉTUDE 
ET  POUR  LES  PRÉPARATIONS  MICROSCOPIQUES. 

Potasse. 

429.  Ou  emploie  la  potasse  en  bâton  du  commerce,  en  solution 
concentrée  ou  étendue  dans  une  plus  ou  moins  grande  quantité 
d'eau.  En  général,  on  ne  tient  pas  compte  de  la  quantité  de  carbo- 
nate qui  s'y  produit  par  absorption  de  l'acide  carbonique  de  l’air  ; 
il  est  cependant  nécessaire  de  la  conserver  dans  des  flacons  bien 

C.  tlOHH.  — Hicro<<:o|>c.  30 
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bouchés.  Les  effets  de  la  potasse  sont  variables  surtout  à cause  des 
degrés  de  concentration  de  la  solution. 

Les  dissolutions  de  potasse  attaquant  rapidement  tes  bouchons 
de  liège  ainsi  que  les  bouchons  de  verre  qu’elle  soude  au  goulot 
du  flacon , il  faut  l'avoir  en  petits  morceaux  dans  un  flacon 
bien  clos  dont  elle  ne  touche  pas  le  bouchon.  L’on  prend  en- 
suite un  des  petits  fragments  pour  on  faire  la  solution  toutes  les  fois 
qu’on  en  a besoin,  soit  dans  un  verre  à expérience,  soit  sur  le  porte 
objet  suivant  les  nécessités  de  son  emploi. 

430.  La  potasse  considérée  comme  réactif  en  histologie  est  iso- 
lante, altérante,  ou  dissolvante. 

Son  action  sur  les  cellules  de  l’ongle  est  altérant  et  à la  fin  dis- 
solvante; eu  effet,  si  on  place  un  fragment  d’ongle  dans'  une  solu- 
tion concentrée  de  potasse,  on  voit  les  cellules  se  gonfler  et  se  mon- 
trer sjdiériques  avec  leur  noyau,  plus  tard  grâce  à raclion  prolon- 
gée, elles  tendent  à disparaître.  Elle  agit  de  même,  mais  plus  rapi- 
dement sur  les  diverses  sortes  de  cellules  épidermiques. 

La  solution  généralement  employée  est  de  35  p.  de  potas.se  pour  100 
d'eau  et  le  temps  d’action  est  d’un  quart  d'heure  à une  demi-heure. 

Cette  méthode  sert  à isoler  les  éléments  nerveux,  même  délicats 
comme  les  cellules  olfactives  d’après  la  méthode  de  M.  Schullze. 

l’flûger  et  IJoll  s’en  sont  servis  récemment  pour  chercher  la 
terminaison  des  nerfs  dans  les  glandes  en  grappe.  Pflüger  dit 
de  laisser  les  glandes  salivaires  dans  la  .solution  de  potasse  pen- 
dant une  demi-heure  et  ou  reconnaît  que  la  réaction  est  à 
point,  à lu  coloration  brune  que  prennent  les  tissus  ; il  ajoute 
que  pour  s’assurer  du  temps  suffisant  d’action,  il  faut  examiner 
les  artères  dont  les  muscles  lisses  sont  alors  trés-nellemeni  limi- 
tes et  brillants.  Il  donne,  avec  Paulsen,  ce  moyen  comme  le  plus 
facile  pour  rendre  évidents  les  fibres-cellules  et  leurs  granules. 

En  dissolution  faible,  la  potasse  tond  à dissoudre  les  élé- 
ments sur  lesquels  on  l’applique.  Nous  aurons  é parler  plus  loin  de 
son  emploi  fréquent  en  histologie  végétale. 

Soude  cau<tiqne. 

431.  L’usage  de  sa  solution  concentrée  n’a  aucun  avantage  sur 
celui  de  la  solution  potassique.  Dans  un  liquide  composé  de  10 
p.irliesde  soude  en  poids,  pour  100  d’eau,  les  tissus  musculaires, 
dermique,  etc.,  deviennent  plus  transparents  ce  qui  permetde 
mieux  suivre  les  tubes  neiveux. 
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La  solution  de  soude  sus-indiquée  ou  même  de  carbonate  de  soude 
à des  dcfirés  de  concentraliou  que  l’expéi  ience  apprend  à déterminer 
rend  transparents  beaucoup  do  tissus  et  eu  particulier  ceux  des  em- 
bryons de  vertébréset  d'jnverlébrés.  Comme  d'aiiti  e part  elle  n'atta- 
que pas  les  pièces  squelettiques  calcaires  ou  cliitineuses  de  ces  ani- 
maux, elle  est  d'un  grand  secjjurs  dans  l'étude  de  ces  parties  on  voie 
d’évolution.  Les  pièces  peuvent  être  ensuite  conservées  dans  l'alcool 
un  peu  étendu  d’eau  qui  n’eidéve  plus  leur  transparence  aux  tissus 
ainsi  traités.  C’est  de  la  sorte  que  Carpentor  a préparé  et  conservé 
les  embryons  des  Couiatules  {Apiocrijniles,  Aclinocnjniles,  etc.)  qui 
ont  été  l’objet  de  ses  belles  recherches. 

Mélange  d’alcool  et  de  soude. 

'i!52.  Beale  a obtenu  des  effets  remarquables  avec  un  mélange  de 
8 ft  10  gouttes  d’une  solution  concentrée  de  soude  caustique  avec  ÔO 
grammes  d’alcool.  Beaucoup  de  tissus  y acquièrent  peu  à peu 
un  durcissement  considérable  et  de  la  transparence.  Ce  mélange 
convient  plus  particulièrement  dans  les  recheiches  sur  les  dépéts 
calcaires  des  productions  pathologiques,  des  ossifications  embryon- 
naires, etc.  Sous  riiiflueiice  de  ce  liquide,  les  tissus  les  plus  déli- 
cats et  les  plus  variés  deviennent  trans|)arents,  sans  qu’il  se  mani- 
feste le  moindre  changement  dans  les  productions  calcaires.  On 
parvient  ainsi  à apercevoir  avec  beaucoup  de  facilité  les  moindres 
points  d'ossilicalion.  Un  embryon,  par  exemple,  qui  a séjourné  pen- 
dant quelques  jours  dans  ce  mélange  se  conserve  ensuite  très-bien 
dans  l’alcool.  Beale  s’eu  est  s<*rvi  avec  avantage  dans  les  recher- 
ches qu’il  a faites  sur  le  foie. 

Ammoniaque  liquide. 

433.  L’ammoniaque  liquide  est  utilisée  en  micrographie  dans 
les  mêmes  c.is  que  la  so\ide  et  la  potasse,  seulement  son  action  est 
un  peu  moins  énergique.  On  s’eu  sert  surtout  pour  donner  de  la 
transparence  à certaines  préparations  épaisses,  etc. 

Elle  serti  dissoudre  le  carmin  et  peut  être  également  employée 
pour  neutraliser  des  acides  qu’on  aurait  introduits  dans  une  pré- 
paration comme  par  cxenijdc  lorsqu’on  agit  par  l'acide  acétique 
sur  le  tissu  lamiueux  et  qu’on  veut  faire  reparaître  les  fibrilles  qui 
avaient  disparu.  L’ammoniaque  sert  aussi  de  réactif  pour  distinguer 
les  leucocytes,  qu’elledissout  rapidement,  des  épithéliums  qu'elle  ne 
fait  que  pâlir  ou  u’at laque  même  presque  pas. 
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Dujardin  a montré  qu’on  peut  s'en  servir  d’une  manière  analogue 
et  très-utilement  dans  l'étude  des  infusoires,  pour  dissoudre  certaines 
parlicsdc  leur  corps,  leurscils,  etc.,  à l'exclusion  des  autres  parties, 
telles  que  les  tégurtients  et  pièces  squelettiques.  Elle  peut  être  uti- 
lisée dans  le  même  but  pour  l'étude  des  articulés  microscopiques, 
tels  que  les  Rotifères,  les  embryons  des  crustacés,  etc.,  dont  elle 
dissout  les  cils,  les  parties  molles,  dissocie  les  amas  de  gouttes 
graisseuses,  puis  laisse  intacts  les  téguments  et  autres  organes 
ebilineux. 

L’ammoniaque  est  par  suite  très-employée  dans  les  études  de  ce 
genre  pour  mettre  en  évidence  un  certain  nombre  de  dispositions 
anatomiques  difficiles  ù voir  et  pour  résoudre  directement  ou  non 
des  questions  touchant  la  nature  et  les  propriétés  physiologi- 
ques de  divers  êtres  microscopiques. 

C’est  ainsi  par  exemple  qu'elle  fait  cesser  les  mouvements  dos  di- 
verses sortes  d’Oscillaires  colorées  ou  incolores,  des  Navicules,  des 
zoospores  des  algues  dont  elle  dissout  les  cils,  sans  attaquer  leur 
enveloppe  hyaline,  qu’elle  rend  plus  évidente;  elle  reste  au  con- 
traire sans  influence  sur  le  mouvement  brownien  des  granulations 
moléculaires  diverses  qu’on  trouve  dans  presque  toutes  les  prépa- 
rations de  ces  divers  corps  et  autres.  Elle  immobilise  aussi 
les  Spirillum , les  Vibrio  calenula , les  bactéries  sans  les 
dissoudre  alors  qu’elle  dissout  les  Monas,  les  Amibes,  comme  les 
infusoires  animaux  bien  déterminés,  ainsi  que  les  spermatozoïdes. 

ARTICLE.  VI.  DES  SOLUTIONS  SALINES  SERVANT  COHHE  MOYEN  D'érUOE 

ET  DE  PRÉPARATION  DES  ÉLÉMENTS  ANATOMIQUES  ET  DES  TISSUS. 

45i.  On  peut  dire  d’une  manière  générale  que  les  solutions  sali- 
nes neutres,  A bases  alcalines  servent  rarement  en  anatomie  gé- 
nérale, mais  il  n’eu  est  pas  de  meme  de  divers  sels  à base  métal- 
lique. 

Chlorure  de  sodium. 

455.  En  dehors  des  cas  où  l’on  se  sert  de  la  solution  plus  ou 
moins  concentrée  de  ce  sel  comme  moyen  de  conservation  dos  tis- 
sus, elle  n’est  guère  employée  que  comme  réactif  dans  l’étude  des 
hématies,  des  leucocytes,  et  des  infusoires.  Seule  ou  mêlée  d'eau 
sucrée,  de  blanc  d’œnf  elle  sert  parfois  à conserver  pendant  quel- 
ques jours  les  jiréparatioiis  fraicbcs  de  ces  éléments  et  d'autres. 
Cohnliciin  l’a  choisie  pour  étudier  les  muscles  striés.  1 à 4 par- 
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lies  de  chlorure  de  sodium , en  poids,  5 à 6 parties  de  blanc 
d'œuf,  avec  50  à 50  parties  d'eau,  forment  un  sérum  artificiel 
utile  pour  ces  diverses  études.  (Voyez  aussi  p.  241,  275  et  277.) 

Sulfate  et  phosphate  de  soude. 

456.  Leurs  solutions  servent  comme  celles  du  chlorure  de  so- 
dium de  réactif  dans  l'étude  de  quelques  éléments  tels  que  les 
leucocytes  qu’elles  resserrent  sans  les  altérer  à proprement  parler. 
Elles  conservent  aussi  les  hématies  sans  les  modifier  notablement 
quand  on  prend  une  solution  de  10  p.  100  de  sel  au  moins  pour 
100  d'eau. 

Chlorure  de  calcium  et  chlorure  de  zinc. 

437.  La  solution  de  chlorure  de  calcium,  proposée  par  Stranss- 
Durckhcim  pour  la  préparation  et  la  conservation  des  muscles  des  in- 
sectes dans  la  proportion  de  1 partie  sur  5 d’eau,  est  parfois  employée 
dans  quelques  recherches  spéciales  sur  les  fibres  musculaires.  C’est 
surtout  comme  liquide  conservateur  des  préparations  des  tissus 
végétaux  qu'elle  est  utilisée.  La  solution  adoptée  généralement  est 
celle  de  Schacht  à 1 partie  de  sel  pour  3 d'eau. 

La  solution  de  chlorure  de  zinc  s'emploie  dans  les  mêmes  pro- 
portions et  dans  les  mêmes  circonstances. 

Azotate  d'argent. 

438.  Tous  les  observateurs  qui  ont  connu  F.  Dujardin  savent 
qu'il  se  servait  non-seulement  de  l'acide  azotique  et  delà  teinture 
d'iode  pour  colorer  les  tissus  et  les  substances  albuminoïdes  des 
animaux  et  des  plantes,  pour  distinguer  leurs  parties  les  unes  des 
autres,  mais  encore  de  l'azotate  d'argent,  du  nitrate  acide  de  mercure 
et  du  chlorure  d'or.  Aussi  est-on  étonné  de  voir  que  dans  son  ma- 
nuel du  microscope  il  n'entre  dans  aucun  desdétails  qu'il  signalait 
eu  montrant  ses  préparations,  et  qu’il  se  borne  à dire  que  : « Les  sels 
d'or,  d'argent  et  de  mercure  pourront  aussi,  dans  certains  cas,  être 
employés  pour  colorer  fortement  des  lissùs  animaux  ou  végétaux  et 
rendre  leur  étude  plus  facile.  » (Observateur  au  microscope.  Paris, 
1845,  in-12,  p.69.) 

439.  I.e  nitrate  argentique  n'a  été  beaucoup  employé  dans 
ces  dernières  années  que  depuis  les  travaux  de  His,  Coccius,  et 
von  Recklinghausen. 

Au  contact  des  éléments  anatomiques  il  se  décompose  et  passe  A 
l'état  de  chlorure  d'argent,  ce  même  chlorure  soumis  à l'action 
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de  la  lumière  se[décompose,  et  laisse  l’argent  libre  à l’état  métal- 
lique; de  là,  la  coloration  produite  par  le  nitrate  d’argent.  Mais,  à 
côté  de  cette  propriété  de  coloration,  il  ne  faut  pas  oublier  qu’au 
contact  des  tissus  il  les  coagule  et  les’durcit.  Au  premier  abord,  en 
examinant  l’action  de  ce  réactif  sur  les  cellules  épithéliales, 
on  est  tenté  de  croire  qu’il  n’agit  que  superficiellement,  que 
la  surface  seule  est  atteinte,  imbibée  par  le  liquide,  et  cela  se 
comprendrait  grâce  à l’action  coagulante  de  l’acide  du  sel  d'ai’- 
gent  qui  rend  nécessairement  l’iinbibition  profonde  difficile  ; mais 
les  recherches  de  Grandry  sur  le  système  nerveux  ont  prouvé  que 
l’action  du  réactif  ne  se  borne  pas  à la  surface  et  qu'il  agit  dans  la 
profondeur  des  éléments;  comment  en  effet  expliquer  que  dans 
certains  cas,  en  agissant  sur  les  cellules  nerveuses  avec  le  nitrate 
d’argent,  on  puisse  trouver  une  de  ces  cellules  complètement 
divisée  en  deux  parties  par  un  plan  coloré  passant  à travers  toute 
l’épaisseur  du  corps  de  celle-ci.  Ia3s  mômes  faits  se  constatent  sur 
le  cylindre-axe. 

Nous  croyons  que  l’action  plus  ou  moins  pénétrante  du  nitrate 
argentique  est  liée  à la  manière  dont  on  l’emploie  et  surtout  au 
temps  pendant  lequel  on  laisse  agir  la  solution  dans  l’obscurité, 
c’est-à-dire  quand  on  n’a  pas  une  couche  d'argent  métallique  s’6|)- 
posant  à l'imbibition.  Il  y a par  suite  deux  manières  d'employer  le 
nitrate  d'argent  ; une  première  consiste  à e.vposer  les  objets  à la 
lumière  en  même  temps  (|u’on  fait  agir  la  solution  argentique; 
dans  une  seconde  au  contraire,  on  laisse  à l'obscurité  la  pré|)ara- 
tion  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  puis  ensuite  on  la 
soumet  à rinfluence  de  la  lumière. 

L’application  la  plus  habituelle  de  l’azotate  d'argent  est  faite 
à l’étude  des  épithéliums  délicats,  et  a surtout  pour  résultat  de 
faire  voir  les  épKhéliums  des  vaisseaux  capillaires,  des  conduits 
biliaires  (Ch.  Legros),  etc. 

Les  régies  à suivre  pour  se  servir  avantageusement  du  nitrate 
argentique  soit  dans  l’étude  des  épithéliums,  soit  dans  celle  du 
tissu  connectif,  sont  difficiles  A donner  d'une  façon  précise.  Von 
Itecklinghausen  recommande  des  solutions  faibles  (1  partie  pour 
400  parties  d’eau,  pour  000  ou  pour  800). 

llis  a exposé  A la  lumière  des  coupes  de  cornée  imprégnées  de 
nitrate  d'argent  et  placées  dans  une  solution  de  sel  do  cuisine, 
d'acét.ate  d’ammoniaque  ou  d’humeur  atpicuse. 

Recklinghausen  recommande  pour  obtenir  de  bons  effets  une 
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solution  faible  de  sel  de  cuisine.  Uis  aü  contraire  recommande 
une  solution  concentrée. 

Ch.  Schmidt  s'est  servi  avec  avantage  de  la  solution  à 1 p.  ÔOO  pour 
étudier  l'épithélium  pulmonaire  en  prenant  des  organes  tout  é fait 
frais.  M,  Legros  a réussi  à montrer  très-bien  les  épithéliums  vascu- 
laires en  injectant  dans  les  vaisseaux  suit  de  la  glycérine,  soit  une 
solution  de  gélatine  à laquelle  il  ajoutait  une  petite  quantité  d'a- 
zotate d'argent  (I  pour  400).  Cet  habile  anatomiste  a prouvé  en 
outre  que  ce  moyen  fait  voir  fréquemment  les  fibres-cellules  des 
vaisseaux  avec  leurs  contours  aussi  accusés  que  ceu.\  des  épithé- 
liums. Il  signale  le  nitrate  argentique  comme  un  des  meilleurs 
moyens  pour  démontrer  la  forme  et  les  rapports  réciproques  des 
fibres-cellules.  Injecté  dans  les  tubes  des  glandes  en  grappes,  il  en 
met  également  bien  en  évidence  les  épithéliums. 

Arnstein  s'est  servi  du  nitrate  d'argent  pour  montrer  les  cellules 
dites  caliciformes  de  l'intestin;  voici  comment  on  peut  procéder 
dans  ce  cas  chez  la  grenouille  par  exemple  : il  sufiil  d'enlever  un 
fragment  d'intestin,  de  lu  remplir  d'une  solution  argentique  au 
AOÜ',  puis  de  l’ouvrir  au  bout  de  quelques  minutes  et  de  le  laisser 
exposé  à la  lumière. 

Une  remarque  à faire  à propos  des  épithéliums  traités  par  le  ni- 
trate argentique,  c'est  qu'il  amène  la  disparition  des  cils  si  on 
agit  sur  l'épithélium  vibratile. 

Fromman,  a déterminé  à l'aide  du  nitrate  d'argent,  la  disposition 
de  la  substance  amorphe  interposée  aux  tubes  de  la  moelle  épinière 
et  en  se  servant  d’organes  congelés.  Il  signale  aussi  sou  action  sur 
le  cylindre-axe. 

440.  -Nous  avons  employé  ce  sel  de  la  façon  suivante  : 

Les  organes  à étudier  sont  enlevés  aussitôt  que  possible  après 
la  mort,  et  alors  plongés  dans  une  solution  de  nitrate  argentique 
cristallisé  au  400'.  Nous  ferons  remarquer  ici  qu’il  est  impor- 
tant de  toujours  prendre  les  organes  très-frais,  pour  ainsi  dire 
vivants  lorsqu'on  veut  obtenir  de  bons  résultats  d'argent,  quelle 
que  soit  du  reste  la  méthode  employée.  Après  l’immei’sion  dans 
la  solution  argentique  nous  plaçons  les  pièces  dans  l’obscu- 
rité pendant  un  temps  plus  ou  moins  long  ; puis  nous  expo- 
sons à l'action  de  la  lumière;  I intensité  de  celle-ci  a une 
grande  inlluence,  cl  les  résultats  sonl  toujours  obtenus  beaucoup 
plus  rapidement  et  plus  sùi’ement  par  une  lumièi'e  intense.  La 
concentration  de  la  solution  argenliijue  a aussi  son  importance 
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pour  nous  ; dans  nos  recherches  sur  le  système  nerveux  la  solution 
au  400'  nous  a semblé  la  meilleure,  cependant  on  peut  réussir 
avec  des  solutions  plus  concentrées  ou  plus  faibles.  Frommaii  a 
employé  la  solution  au  300*  pour  les  nerfs.  Par  cette  méthode  on 
obtient  une  striation  particulière  sur  le  cylindre-axe,  et  sur  les 
cellules  nerveuses.  Dans  celles-ci  le  noyau  reste  incolore  et  visible 
sous  forme  d'une  tache  blanche.  (Voy.  Grandry,  Journal  d’anato- 
mie et  de  physiologie,  1869;  p.  291,  pl.  XI.) 

M.  Ranvier  a fait  l'application  du  nitrate  argentique  à 
l'étude  des  productions  pathologiques,  et  voici  les  régies  qu'il 
donne  à ce  propos.  Il  faut  que  la  tumeur  ait  été  enlevée  sur  lé 
vivant  et  qu'elle  soit  étudiée  peu  d'heures  après  son  extirpa- 
tion. Avec  un  rasoir  mouillé  dans  l’eau  distillée  on  pratique 
des  sections  bien  nettes  et  comprenant  des  blocs  qui  sont  im- 
médiatement placés  dans  une  solution  au  300*.  Au  début  de 
l'imprégnation,  il  est  bon  d'agiter  la  portion  de  tumeur  avec 
un  instrument  non  métallique,  de  manière  à chasser  le  dé- 
pôt qui  forme  un  nuage  à la  surface  de  la  pièce.  Au  bout  de 
quelques  minutes,  l'imprégnation  est  obtenue  et  se  traduit  par  une 
«oloration  noirâtre,  s'il  y a eu  exposition  au  soleil.  Cette  dernière 
condition  est  favorable,  mais  non  indispensable.  On  retire  alors  la 
pièce,  on  la  lave  A l'eau  distillée,  et  avec  le  rasoir  mouillé  dans 
l’eau  distillée  on  pratique  une  section  qui  iloit  comprendre 
la  couche  imprégnée  seulement.  Cette  section  est  rendue  très- 
facile  parce  que  le  nitrate  d'argent  ayant  durci  toutes  les  parties 
qui  ont  été  imprégnées , la  main  de  l'opérateur  se  trouve 
guidée.  Les  coupes  ainsi  obtenues  sont  placées  dans  la  glycérine  ; 
exposées  de  nouveau  à la  lumière  solaire,  elles  peuvent  être  ensuite 
colorées  au  carmin  et  soumises  à l’action  de  l'acide  oxalique  ; on 
peut  aussi  les  placer  dans  du  picro-carminate  d'ammoniaque. 

M.  Ranvier  donne  en  même  temps  un  procédé  pour  faire  appa- 
raître les  noyaux  dans  les  tissus  imprégnés  d’abord  par  le  nitrate 
d’argent.  Pour  arriver  à ce  but,  il  faut  après  avoir  imprégné  la 
préparation  la  colorer  dans  une  solution  de  carmin  dont  l'ammo- 
niaque a été  neutralisée  par  l'acide  oxalique,  la  laver  à l'eau  dis- 
tillée et  l'examiner,  soit  dans  une  solution  d'acide  oxalique  â 5 
parties  d’acide  pour  100  d'eau,  soit  dans  un  liquide  formé  de  gly- 
cérine et  de  la  solution  précédente  à parties  égales. 
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Chlorure  d'or. 

441.  On  emploie  généralement  comme  sel  d'or  dans  les  recher- 
ches microscopiques  le  chlorure  d’or,  mais  on  peut  cependant  le 
remplacer  par  le  sel  double  soit  d’or  et  de  potassium,  soit  d’or  et 
de  sodium  ; nous  avons  obtenu  dans  ces  cas  les  mêmes  réactions 
qu’avec  le  sel  d’or  simple,  et  il  y a avantage  à se  servir  des  sels 
doubles,  parce  que  ceux-ci  se  rencontrent  dans  le  commerce  à l’état 
de  pureté  plus  parfaite. 

Les  sels  d’or  ont  été  utilisés  dans  ces  dernières  années  par 
Cohnbeim  et  autres  observateurs  pour  suivre  la  terminaison  des 
nerfs  ; les  résultats  les  plus  intéressants  ont  été  obtenus  sur  la  cor- 
née, les  muscles  viscéraux  et  la  peau. 

Cohnheim,  pour  étudier  les  nerfs  avec  le  chlorure  d’or,  place  les 
organes  pendant  un  certain  temps  dans  la  solution  aiirique,  puis  les 
lave  à l’eau  et  les  place  ensuite  dans  l’acide  acétique. 

Kôlliker  a modifié  la  méthode  de  Cohnheim  et  procède  de  la  façon 
suivante;  il  place  la  cornée  dans  une  solution  aurique  de  1/4  é 
1/2  p.  100  et  la  laisse  à l’obscurité  pendant  5/4  à une  heure,  puis 
la  met  dans  l’eau  et  l’expose  à la  lumière  pendant  un  à deux  jours. 

Langerhaus,  en  suivant  le  procédé  de  Cohnheim,  est  arrivé  à dé- 
terminer la  terminaison  des  nerfs  dans  la  peau  de  l’homme. 

Nous  nous  sommes  servis  du  chlorure  d’or  et  de  potassium  pour 
étudier  la  terminaison  des  nerfs  dans  les  corpuscules  de  Pacini  et 
dans  la  peau  du  bec  du  canard,  et  voici  ce  que  nous  avons  obtenu. 
L’épiderme  se  colore  très-fortement  et  devient  presque  complète- 
ment opaque,  des  dépôts  d’or  réduit  en  grande  quantité  se  trouvent 
dans  le  tissu  connectif,  les  troncs  nerveux  sont  très-colorés  en 
violet  foncé,  et  on  peut  s’assurer  que  c’est  le  cylinder-axis  qui 
est  coloré,  ce  que  démontrent  du  reste  les  recherches  de  Cohn- 
heim et  autres.  Quant  aux  corpuscules  terminaux  on  voit,  lors- 
que l'action  n'est  pas  trop  intense,  la  fibre  centrale  teintée  en  violet 
sous  forme  d’une  ligne  nettement  limitée  ; mais  lorsque  l’action 
est  prolongée,  tout  le  centre  du  corpuscule  do  Pacini  devient  forte- 
ment coloré  en  violet,  de  telle  façon  qu’on  pourrait  croire  que  tout 
le  centre  est  l’épanouissement  de  la  fibre  nerveuse  qui  alors  se 
montre  sous  forme  de  pédicule. 

Gerlach  s’est  servi  du  chlorure  d’or  pour  l’étude  des  r.entres  ner- 
veux, voici  comment  il  procède  ; un  morceau  de  moelle  ou  de  cer- 
veau est  placé  dans  une  solution  de  1 à 2 p.  100  de  bichromate  am- 
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monique  et  y est  laissé  pendant  trois  à six  semaines.  On  pratique 
des  coupes  minces  qui  sont  placées  dans  une  solution  de  I partie  de 
chlorure  d'or  et  de  potassium  dans  10,000  partie»  d'eau  acidulée 
avec  de  l'acide  acétique  ou  de  l’acide  chlorhydrique,  et  on  trouve 
après  dix  à douze  heures  In  substance  blanche  colorée  en  lilas,  la 
substance  {frise  au  contraire  est  restée  incolore.  Après  cela  cet  au- 
teur fait  subir  aux  coupes  une  préparation  spèciale  pour  les  placer 
dans  le  baume  du  Canada.  Par  ce  procédé  les  cellules  nerveuses 
sont  peu  colorées.  Pour  les  rendre  plus  appai  entes,  Gerlach  place 
les  coupes  dans  une  solution  de  chlorure  d’or  additionnée  d’une 
solution  faible  d’azotntc  d'uranium  ou  de  chlorure  de  palladium  et 
les  y laisse  pendant  cinq  à six  heures. 

Azotate  d'uranium. 

iV2.  Kukebin  s’est  servi  de  l’azotate  d’uranium  pour  étudier  les 
glandes  lymphatiques  et  les  autres  glandes  sans  conduits  excré- 
teurs. On  jilace  l’organe  dans  une  solution  aqueuse  é 5 à 10  parties 
de  sel  pour  lOO  d’eau,  puis  on  les  place  dans  une  solution  aqueuse 
de  1 p.  lûO  de  cyanure  ferroso-polassique  pandant  ciii(|  à quinze 
minutes.  Un  pratique  ensuite  les  coupes  voulues  pour  l’examen  de 
la  structure  de  ces  organes. 

Chlorure  de  palladium. 

443.  liC  chlorure  de  palladium  a été  préconisé  dernièrement  par 
F.  E.  Schultze,  qui  l’a  surtout  appliqué  é l'étude  du  muscle  ciliaire. 

Il  faut  lui  ajouter  4 à 6 gouttes  d'acide  chlorhydrique  par  litre 
d’eau  ; une  petite  quantité  d’acide  libre  est  du  reste  néce.ssaire 
pour  l’examen  d’organes  constitués  principalement  par  du  tissu 
connectif. 

La  solution  employée  généralement  est  I partie  de  sel  pour 
800  parties  d'eau.  On  place  dans  b;  liquide  des  morceaux  de  tissus 
Irais  de  la  grandeur  d’un  haricot  ; l’action  est  généralement  obte- 
nue au  bout  de  deux  à trois  jours,  mais  on  peut  laisser  macérer 
plus  longtemps  sans  inconvénient. 

On  voit  que  le  résultat  est  tel  qu’on  doit  le  désirer,  quand  les 
tissus  ont  acquis  la  consistance  qui  permet  de  faire  des  coupes 
facilement;  il  y a d’un  tissu  à l’autre  une  cnloration  jaune  ou 
brune  foncée.  Le  contenu  granuleux  des  éléments  se  colore  par- 
tout en  jaune  foncé  ou  brun,  les  muscles  lisses  en  jaune  paille, 
les  muscles  striés  en  jaune  brun  et  les  tubes  nerveux  à moelle  en 
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noir  d'encre;  le  tissu  lainineiix  reste  incolore  ; on  peut  cependant 
le  colorer  nltèrienrenient  par  le  carmin,  de  sorte  que  l’associa- 
tion des  deux  méthodes  de  coloration  rende  encore  plus  nette  la 
différentiation  optique  des  tissus. 

11  faut  avoir  soin  du  traiter  les  coupes  pendant  plusieurs  heures 
par  l'eau  distillée  pour  enlever  l’excès  de  chlorure  de  palladium, 
sans  cela  le  tout  serait  coloré  en  noir  uniforme  lorsqu’on  aurait  mis 
la  préparation  dans  la  glycérine. 

Il  est  à remarquer  qu'il  y a certains  tissus  dans  lesquels  la  péné- 
tration du  liquide  est  difticile  : tels  sont  le  système  nei'veux  (•en- 
trai, les  épithéliums  stratifiés,  et  surtoul  les  tissus  cornés. 

Sulfate  (le  fer  et  Cyanure  fei'rico-iiotassique  ; etc. 

4i4.  l/îher  a préconisé  les  précipitations  métalliques  dans  l'in- 
térieur des  tissus  en  faisant  agir  une  première  substance  sur  un  or- 
gane, puis  ajoutant  une  nouvelle  solution  d’une  substance  formant 
un  précipité  avec  la  première. 

Il  s’est  servi  de  la  méthode  suivante  pour  la  cornée  des  gre- 
nouilles : on  place  cet  organe  pendant  cinq  minutes  dans  une  solu- 
tion de  t/2  à I p.  tOO  d’un  sel  ferreux,  puis,  dans  une  solution  de 
cyanure  ferrico-potassique.  On  teint  aussi  en  bleu  la  substance 
interm('‘diaire  et  on  laisseincolore  les  cellules,  les  canaux  et  les  nerls. 

Il  conseille  aussi  le  sulfate  de  cuivre  et  d’ammoniaque  (2  |).  100); 
on  traite  ensuite  ))ar  lec.yanure  fnrrico-|iolassiqiie  (5  p.  100)  ; ce  qui 
donne  une  coloration  brun  rouge. 

A cété  de  ces  substances  l.cbcr  parle  encore  de  beaucoup  d’autres 
précipitations  métalliques  peu  utiles  du  reste.  (Voy.  Arch.  fur. 
patliolo(jisclien  .Anatomie,  XIV,  3,  300-310.) 

Perclilorure  de  fer. 

413.  Le  perchlorure  de  fer  a été  employé  comme  durcissant 
pour  la  rate  par  llillroth,  mai.s  on  choisit  inainlenant  de  préfé- 
rence pour  cet  organe  l’alcool  et  l’acide  chromiqne.  M.  Vulpian 
(1830)  l'a  proposé  comme  agent  durcissant  et  conscrval(>ur  des  tissus 
nerveux. 

On  peut  s’en  servir  pour  coaguler  le  sang  dans  les  vaisscaux.de 
façon  à obtenir  pour  ainsi  dire  les  capillaires  injectés  naturelle- 
ment ; ce  procédé  est  applicable  à l'étude  de  certaines  tumeurs 
érectiles,  du  tissu  |iulmonaire  sain  ou  malade  de  l’Iiomme,  et  de 
divers  animaux.  Los  solutions  employées  sont  faites  à l’aide  du 
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perchlorure  de  fer  médicinal  étendu  d'eau,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  la 
couleur  du  vin  de  Malaga.  En  deux  ou  trois  heures  le  durcissement 
peut  être  suffisant  pour  qu’il  soit  possible  de  pratiquer  des  coupes 
du  tissu.  Plus  étendu  d’eau  encore,  il  peut  servir  à la  conservation 
des  pièces  pathologiques  dont  il  ne  rétracte  pas  les  éléments,  telles 
sont  les  tumeurs  d’origine  épithéliales,  glandulaires,  etc. 

Chlorure  mercurique  (deulo-chlorure  ou  bichlorure 
de  mercure , sublimé) . 

446.  Ce  sel  autrefois  employé  en  solution  aqueuse  ou  alcoolique 
à divers  degrés  de  concentration  pour  durcir  les  tissus  nerveux, 
dont  il  permet  ensuite  de  voir  aisément  le  cylindre-axe,  n’est  que 
rarement  utilisée  actuellement.  Il  sera  question  de  ce  corps  dans  la 
section  suivante,  en  tant  que  liquide  conservateur  utilisé  seul  ou 
associé  au  chlorure  de  sodium. 

ART,  vil. DES  AGERTS  ESSE.MIEI.LEMENT  COLORAMS. 

447.  Parmi  les  éléments  anatomiques  de  chaque  tissu  il  en  estqui 
sont  réfractaires  à toute  action  tinctoriale,  tandis  que  d’autres  s’im- 
prégnent de  certaines  matières  colorantes , d’où  résultent  des 
différences  très-nettes'  entre  eux.  C’est  pourquoi  les  colorations 
sont  d'un  grand  secours  dans  les  recherches  histologiques,  comme 
l’a  montré  le  professeur  Gerlach. 

Teinture  ammoniacale  de  carmin. 

448.  Le  carmin,  à l’état  de  dissolution,  est  l'agent  colorant  par 
excellence,  dont  l’usage  en  anatomie  a été  introduit  par  Gerlach  en 
48.'>8.  Grâce  à celte  propriété,  il  différentie  les  éléments  en  colo- 
rant les  uns  et  non  les  autres  ; il  est  donc  isolant  comme  l’acide 
acétique  lorsque  celui-ci,  en  rendant  homogènes,  hyalines  les 
fibrilles  du  tissu  laminenx,  laisse  voir  les  fibres  élastiques  dans  la 
peau,  les  séreuses,  etc. 

Le  carmin  agit  principalement  d’abord  sur  les  noyaux , puis 
ensuite  sur  tous  éléments  dont  le  corps  est  granuleux  comme  les 
cellules  nerveuses,  etc.  On  l’emploie  donc  pour  colorer  ces 
espèces  d’éléments,  pour  distinguer  parfaitement  les  glandes  dans 
le  tissu  connectif,  pour  juger  dans  certains  cas  du  degré  d’alté- 
ration d’une  cellule  épithéliale  glandulaire  d’après  la  facilité  avec 
laquelle  elle  se  colore  par  le  carmin.  Quand,  en  effet,  les  gra- 
nulations intra  ou  extra-cellulaires  sont  graisseuses,  elles  ne  fixent 
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que  peu  ou  pas  le  carmin,  et  dans  ce  cas  lorsqu’on  ne  voyait  plus 
le  noyau  d’une  cellule,  celui-ci  apparaît  imraédialement. 

449.  Il  importe  de  n’employer  que  les  dissolutions  peu  riches  en 
ammoniaque.  Celles  qui  réussissent  le  mieux  doivent  être  préparées 
ainsi  qu’il  suit  : 

On  prendra  quelques  centigrammes  de  carmin,  qu’on  mêlera  à 
une  trentaine  de  grammes  d’eau  distillée,  puis  on  y ajoutera  quel- 
ques gouttes  d’ammoniaque.  Une  partie  du  carmin  est  dissoute  et 
traverse  le  filtre  avec  tout  le  liquide.  Une  autre  portion  non 
dissoute  reste  sur  le  filtre  et  peut  être  employée  à divers  usages. 
11  est  bon  de  laisser  la  solution  une  demi-journée  et  même  une 
journée  entière  à l’air  sous  une  cloche,  afin  défaire  volatiliser  toute 
l’ammoniaque.  Si,  au  bout  de  quelque  temps,  on  remarque  qu’il 
s’est  formé  un  précipité  granuleux  de  carmin,  il  suffira  d’ajouter 
une  seule  goutte  d’ammoniaque  pour  en  amener  la  dissolution. 
(Frey.)  Ce  mélange  sera  employé  tel  quel  ou  versé,  par  gouttes, 
dansde  l’eau,  et  l’on  obtiendra  à volonté  une  coloration  en  rouge, 
ayant  l'intensité  voulue. 

Dans  les  recherches  sur  les  parties  délicates,  on  ajoute  utilement 
à celte  matière  colorante,  une  quantité  de  glycérine  égale  en- 
viron à celle  de  la  solution  précédente. 

Avec  des  teintures  chargées  de  carmin  quelques  minutes  suf- 
fisent pour  colorer,  tandis  qu’une  immersion  de  plusieurs  heures 
et  même  d’un  jour  est  nécessaire  quand  on  emploie  des  teintures 
faibles.  Nous  recommandons  spécialement  les  solutions  faibles 
qui  permettent  de  bien  suivre  l’action  du  carmin,  et  ainsi  on 
arrive  à de  meilleurs  résultats  qu’en  employant  les  solutions  con- 
centrées, (jui  colorent  le  tout  d’une  façon  intense  dans  un  temps 
relativement  court. 

On  peut  colorer  par  le  carmin  soit  des  objets  frais,  soit  des 
objets  durcis  par  l'alcool  et  par  l’acide chromique,  ou  parmi  autre 
moyen  ; il  faut  remarquer  que  dans  ce  cas,  mieux  vaut  l'alcool 
que  l'acide  chromique.  On  peut  se  servir  du  carmin  pour  faire 
des  colorations  doubles,  comme  par  exemple  dans  le  cas  d'objets 
durcis  par  l’acide  picrique.  On  fait  aussi  des  imbibilions  au  car- 
min d'organes  injectés  soit  en  bleu,  soit  en  jaune,  etc. 

Lorsqu’un  objet  est  coloré  par  le  carmin  on  peut  ajouter  de 
l’acide  acétique  pour  précipiter  le  corps  colorant  dans  l’intérieur 
des  éléments. 

450.  Gerlach  a donné  le  procédé  suivant  pour  les  imbibilions  par 
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le  carmin  : 50  grammes  il'eau  auxquels  un  ajoute  2 à 5 gouttes  de 
solution  aminoiiiaeale  concenirée  de  carmin  ; ou  laisse  les  coupes 
pendant  deux  à trois  jours  dans  cette  liqueur  ; on  peut  employer 
d'après  ce  savant  une  solution  concentrée  de  carmin,  et  y plonger 
‘les  pièces  quelques  instants.  Après  cela  ou  lave  à l’eau , 
puis  on  traite  par  l'acide  acétique  pur  ou  alcoolisé,  ou  par  la 
glycérine  et  l’acide  acéli(|ue. 

Frey  recommande  la  solution  ci-eonire  : IS  .à  50  centigrammes 
de  carmin  sont  dissous  dans  la  quantité  d'ammoniaque  voidue 
pour  avoir  une  liqueur  complètement  neutre,  et  on  mêle  à 50  gram- 
mes d'eau  distillée  ; on  filtre,  et  on  ajoute  .50  grammes  de  glycé- 
rine, puis  8 à 10  grammes  d’alcool  fort.  Lu  fragment  de  tissu  de- 
meurera plus  ou- moins  longtemps  dans  celte  solution,  selon  que 
celle-ci  aura  |)lus  ou  moins  de  puissance  colorante;  avec  des 
teintures  chargées  quelques  minutes  sufliscnt  pour  colorer,  tan- 
dis qu’une  immersion  de  plusieurs  heures  est  nécessaire  quand 
on  eiu|doie  des  teintures  faibles.  Après  «avoir  retiré  le  tissu  coloré, 
ou  le  lave  soit  avec  de  l’eau  pure,  soit  avec  de  l'eau  légèrement 
acidulée  (2  à 3 gouttes  d’acide  acéti(pie  pour  50  grammes  d’eau). 

451.  Thicrsch  préconise  une  solution  dont  voici  la  formule  : 


C.armin t frrainine. 

Borax 4 — 

Eau 56  — 

Le  même  auteur  conseille  encore  la  solulion  suivante  : 

Carmin 1 gramme. 

Acétate  d'ammoniaiiue  liipiide t — 

Eau  di.stillcc 3 — 


On  mélange  cette  solution  à une  autre  composée  de  1 partie 
d’acide  oxalique  pour  22  parties  d’eau  ; on  fdtre,  et  on  ajoute 
12  parties  d’alcool  pur. 

S'il  arrive  que  le  mélange  ainsi  préparé  ait  un  ton  orange  au 
lien  de  la  couleur  rouge  du  carmin,  on  diminue  l’action  d’une  trop 
grande  quantité  d’acide  oxalique,  en  laissant  tomber  goidte  A 
goutte  de  l’acétate  d’ammonia(|ue,  jtistpi’ù  ce  que  la  solulion  ait 
acquis  le  degré  de  teinte  carminée  voulu  Toutefois,  on  peut  aussi 
se  servir  de  cette  teinture  jaune  pour  colorer.  Si,  dans  la  suite,  il 
se  forme  un  précipité  de  cristaux  d’oxalale  (l’ammoniaque,  ce  qui 
a lieu  lorsqu’on  ajoute  à la  solution  de  l'acétate  d’ammoniaque  li- 
quide ou  de  l’alcool,  on  fdtrera  le  tout  une  seconde  fois. 
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D'après  les  expériences  de  Thiersch,  celte  teinture  colore,  d'une 
manière  é"ale,  en  une  à trois  minutes,  .sans  donner  lieu  à dos  gonfle 
menis  des  cellules  épithéliales.  Après  avoir  obtenu  la  coloration,  on 
enlève  la  matière  colorante  restée  ù la  surface, avec  un  niélangc  d'en- 
viron 80  parties  d'alcool  et  de  120  parties  d’eau.  Si  la  coloration  est 
trop  foncée,  on  lave  le  tissu  dans  une  solution  d’alcool  et  d’acide 
oxalique  ou  d'acide  borique.  (Thiersch,  dans,  11.  Frcy,  le  Micro- 
scope,  Irad.  par  Spillmam,  186V,  p.  167.) 

452.  liealc  donne  les  solutions  suivantes  ; 


• Premièrr  solution. 

Carmin 50  conligr. 

AciHali*  d'ammoniaque  liquide  concentré..  50  cenligr. 

Glycérine * üO  gi'anuiic*.. 

Alcool 15  •— 

!)euxi^mc  solution. 

Carmin . 10  centigr. 

Ammoniaque  caustique 2 centigr. 

Glycérine 00  grammes. 

Eau 00  — 

Alcool 25  — 


Pour  préparer  ces  liquides  le  carmin  est  divisé  en  petites  par- 
celles, puis  mêlé  avec  Tammoniaque  ou  son  acétate  dans  un 
verre  à réactifs  et  dissous  à chaud.  Au  bout  d'une  heure,  cette  so- 
lution est  froide,  et  une  jjarlie  de  raunnonia(|ue  s'est  évaporée.  On 
y ajoute  alors  l’eau,  la  glycérine  et  l’alcool;  on  tillre,  ou  bien, 
après  un  repos  de  plusieurs  heures,  on  sépare  du  dépôt  la  partie 
claire  de  ce  mélange  pour  s’en  servir.  La  coloration  a lieu  par  im- 
bibition  dans  les  différentes  parlies,  en  un  temps  qui  est  loin 
d'élre  toujours  le  même. 

Teinture  au  carmin  bleu. 

455.  Carmin  bleu  ou  bleu  de  carmin  est  le  nom  commercial  du 
précipité  obtenu  en  versant  de  la  potasse  dans  le  sulfate  d'indigo 
dit  bleu  de  Sa.re. 

Thiersch  a recommandé  le  mélange  suivant  : 

Acide  oxnliqiie,  1 partie. 

Eau  di^til)^(^  22  à .'0  (tartics, 

nieu  de  carmin,  quantité  suffisante  t>our  amener  la  saturation. 

L'alcool  peut  entrer  dans  celle  solution.  Si  la  couleur  bleue  est 
en  excès,  ou  y remédiera  avec  une  solution  d’acide  oxalique  dans 
de  l’alcool.  Celte  matière  colore  vile  par  imbibition  et  d’une 
manière  uniforme.  Elle  sert  à teinter  en  bleu  la  masse  des  tissus  in* 
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jectés  en  ruuge  au  carmin,  etc.  Klle  convient  aussi  pour  colorer  les 
cylindres-aïPS,  ainsi  que  les  cellules  des  ganglions,  du  cerveau’ et 
de  la  moelle  épinière,  préalablement  durcis  dans  l’acide  chromique. 

Teinture  à la  fuchsine  ou  rouge  d'aniline. 

454.  On  sait  que  la  base  connue  sous  le  nom  de  rosaniline  (G”  1I‘>  Az  ’. 
Hoffmann),  en  combinaison  avec  les  acides,  constitue  les  différents 
rouges  d'aniline.  Le  plus  employé  est  la  fuchsine  qui  a été  le  pre- 
mier rouge  découvert  par  Verguin,  de  Lyon,  en  1859.  Frey  en 
prépare  ainsi  une  teinture. 

Fuchsine  cristallisée,  t cenligraiiime. 

Alcool  ahsohi,  de  '20  à 30  gouttes. 

Eau  distillée,  15  cciitiiiiétrcs  culics. 

11  résulte  de  ce  mélange  une  belle  solution  rouge.  Elle  colore, 
presque  instantanément,  et  sans  rien  altérer  tous  les  tissus  ani- 
maux. Elle  convient,  d'une  manière  spéciale,  pour  l’étude 
des  couches  épithéliales,  de  la  membrane  liyaloïde,  du  cristallin  et 
du  corps  vitré. 

Un  peu  étendue  d’eau,  cette  môme  solution  colore,  dans  l'espace 
d’une  demi-heure,  les  cellules  à cilsvibratiles  des  grenouilles  sans 
que  le  mouvement  des  cils  cesse  un  instant.  On  voit  également  des 
globules  sanguins  se  colorer,  mais  d’une  manière  lente.  Cette 
même  solution  est  d’un  usage  excellent  pour  la  coloration  des  cel- 
lules ganglionnaires  et  celle  des  éléments  cellulaires  des  glandes 
lymphatiques;  mais,  par  contre,  elle  parait  convenir  beaucoup 
moins  pour  les  cartilages  et  le  tissu  osseux.  Les  tubes  nerveux, 
après  une  immersion  de  plusieurs  heures,  deviennent  légèrement 
rouges, etlcurs  cylindre.s-axes deviennent  sensiblement  plus  foncés. 

La  solution  de  luchsine  produit  des  effets  supérieurs,  sous  beau- 
coup de  rapports,  à ceux  obtenus  avec  le  carmin.  La  promptitude, 
l'uniformité  de  la  coloration,  telles  sont  les  qualités  qui  la  rendent 
précieuse  quand  il  s’agit  de  démonstrations  instantanées  et  pour 
colorer  des  cellules  pAles,  délicates,  qui  deviennent  ainsi  plus 
distinctes  sans  subir  d’altération  ; mais  l’alcool  absorbe  promp- 
tement la  matière  colorante.  On  ne  peut  pas  en  conserver  les 
préparations  dans  le  baume  du  Canada.  (Frey.) 

Teinture  au  bleu  d'aniline  ou  azwitedu  commerce. 

455.  Le  bleu  ordinaire  d’aniline  (les  bleus  d'aniline  sont  des 
combinaisons  d’aniline  avec  divers  acides)  ne  se  dissout  pas  dans 
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l’eau.  En  le  traitant  avec  l’acide  sulfurique,  on  en  retire  la  partie 
bleue  qui  est  soluble.  On  dissoudra  simplement  ce  bleu  dans  de' 
l'eau  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  la  teinte  foncée  du  cobalt,  ou 
bien  on  recourra  au  mélange  dont  voici  l’indication  ; 

Bleu  d’aniline  soluble,  S centigrammes, 

Eau  distilliW;,  23  centimètres  cubes, 

Alcool,  20  à 25  gouttes. 

Ce  liquide  a réellement  les  avantages  que  Frey  lui  attribue.  Il 
colore  surtout  en  bleu  vif,  et  en  quelques  minutes,  les  tissus 
préparés  dans  l’alcool;  il  faut  un  peu  plus  de  temps  pour  les 
objets  préparés  avec  l’acide  chromique.  On  conserve  celle  cou- 
leur dans  l’eau,  dans  l’alcool  et  dans  la  glycérine  ; elle  n’est  point 
altérée  par  l’addition  d’un  liquide  acide  ou  alcalin.  Les  glandes  lym- 
phatiques, la  rate,  et  plus  particuliérement  des  coupes  du  cerveau 
et  de  la  moelle  épiniére,  prennent,  sous  son  influence,  un  bel  as- 
pect. (Frey.) 

456.  Les  blem  précédents,  telui  d'aniline  surtout,  ainsi  que  l'in* 
digo  pulvérulent,  servent  non-seulement  dans  les  conditions  précé* 
dentes,  mais  encore,  tenus  en  suspension  dans  l’eau  pure  ou  un  peu 
albumineuse,  ils  servent  dans  les  expériences  sur  la  circulation.  In* 
jeetés  dans  une  veine  on  voit  leurs  globules  circuler  avec  ceux  du 
sang.  (Voyez  p.  83.) 

457.  L’indigo  et  le  carmin,  en  sdspension  dans  l’eau,  etc.,  ont 
aussi  été  recommandés  par  Dujardin  pour  étudier  la  direction  des 
mouvements  des  cils  vibratiles  épithéliaux  et  des  infusoires,  ainsi 
que  comme  moyen  de  coloration  du  tube  digestif  des  animaux  mi* 
croscopiques  qui  les  avalent. 

Hémaline  oü  hëtnatoxyline. 

458.  C.  F.  Muller  s’est  servi  de  cette  substance  dans  ses  recher* 
elles  sur  la  cornée.  C’est  la  matière  colorante  dubois  de  Campécbe, 
découverte  par  M.  Chevreul  et  appelée  par  lui  hémaline  en  1814. 

On  prend  Une  petite  quantité  de  solution  d’hématoxyline  dans 
l'alcool  absolu  et  on  la  mélange  à une  solution  d’alun  (2  d'alun  ; 
eau  30)  ; on  obtient  de  celle  façon  une  liqueur  violette  dans  laquelle 
il  sniflt  de  laisser  les  coupes  pendant  dix  à vingt  minutes,  pouroble-: 
rtir  l'effet  désiré. 

45fl.  Iæ  suc  des  Vaccinium,  celui  de  la  Canneberge  en  particulier 
{Vaccinium  oxycoccos.  L.),  colore  très-bien  les  cellules  nerveuses< 
Rotn.  — tllcroKoi<e.  21 
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surtout  celles  qui  sont  isolées.  (Roudanowski.  Journal  d’anatomie 
et  de  physiologie,  Paris,  1865,  in-8“,  p.  227.) 

Acide  picrique. 

460.  Schwarz  a préconisé,  le  premier  l'emploi  de  l’acide  picri- 
que associé  au  carmin  pour  étudier  les  muscles  de  l’intestin,  de  la 
rate,  des  glandes  lymphatiques  et  des  autres  organes.  Les  substances 
amorphesnc  sont  pas  colorées  par  l'acide  picrique;  les  cellules  épithé- 
liales, les]cellules  glandulaires,  les  muscles  lisses  et  striés  et  les  li- 
bres nerveuses  prennent  au  contraire  une  teinte  jaune  soufre.  Voici 
la  méthode  suivie  par  cet  observateur  : 

Les  organes  qu’on  veut  observer,  sont  placés  dans  un  mélange 
de  1 partie  de  créosote,  10  de  vinaigre,  20d’eau,  pendant  un  temps 
court,  puis  desséchés.  On  pratique  ensuite  des  coupes  minces 
qui,  après  macération  dans  une  solution  faible  de  carmin, 
sont  placées  dans  l’eau  acidulée.  Après  la  coloration  par  le  carmin, 
on  laisse  pendant  deux  heures  dans  une  solution  d’acide  picrique 
(Os'iOOO  acide  picrique;  pour  400  (t’eau).  Une  solution  de  Ü*',02 
d’acide  pricrique  dans  100  grammes  de  glycérine  agit  eu  deux 
ou  trois  secondes.  Après  l'action  de  l’acide  picrique,  on  rend 
les  coupes  transparentes  par  la  créosote,  et  on  les  place  dans  le 
vernis. 

Pour  obtenir  une  coloration  verte,  la  solution  d’acide  picrique 
dans  la  glycérine  est  additionnée  d’une  certaine  quantité  de  décoction 
deboisdeCampéclie,  à laquelle  on  ajoute  1 p.  1000 de  chromate  neu- 
tre de  potasse.  (Éd.  Schwarz,  Vcber  eine  Méthode  doppelter  Farbung 
mikroskopischer  objecte  und  ihre  Anwendung  zur  Vntersuchung  der 
Musculalur  der  Darmtrakles,  der  MHz,  Lymphdrüsen  und  anderer 
Organe.  Sitziingsbericht  der  Wiener  Akademie.  1867,  in-8,  t.  LV, 
première  partie,  p.  671.) 

Depuis  lors,  M.  Ranvier  a indiqué  l’acide  picrique  comme  dur- 
cissant et  alors  on  l’emploie  en  solution  concentrée.  Ce  médecin 
pense  que  pour  qu’un  tissu  prenne  une  consistance  convenable,  il 
faut  qu’il  contienne  beaucoup  de  sang,  car  le  durcissement  sem- 
ble dépendre  surtout  de  la  coagulation.  Après  macér-ilion  même 
prolongée,  les  éléments  distincts  ne  sont  pas  soudés  entre  eux, 
comme  il  arrive  avec  l’alcool  et  l’acide  chromique.  L’albumine  et 
les  autres  substances  protéiques,  qui  entrent  dans  la  constitution 
des  cellules,  n'y  forment  pas  de  précipité  granuleux,  de  sorte  que 
les  noyaux  des  éléments  cellulaires  restent  apparents.  Les  globules 
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rouges  du  sang  y conservent  leur  forme,  et  demeurent  très-recon- 
naissables. Cet  observateur  le  conseille  surtout  dans  l'étude  du  pou- 
mon à l'état  normal  et  pathologique,  les  reins  congestionnés,  les 
tumeurs  télangiectasiqucs  et  surtout  les  nouvelles  formations  de  ca- 
pillaires. En  le  faisant  agir  sur  le  tissu  osseux,  il  enlève  les  sels  cal- 
caires et  conserve  les  autres  principes.  Dans  le  cartilage,  il  fait 
apparaître  un  noyau  dans  l'intérieur  de  chaque  cellule.  Les  solutions 
d'acide  picrique  donnant  facilement  lieu  à la  formation  des  champi- 
gnons, on  obvie  à cet  inconvénient  en  fermant  les  flacons  avec  un 
bouchon  arrosé  d'alcool  camphré. 

M.  Ranvier,  sous  le  nom  de  picro-carminate  d'ammoniaque,  ajoute 
de  la  solution  de  carmin  à l'acide  picriquejusqu’à  ce  que  la  liqueur 
prenne  la  teinte  du  jus  de  groseille  et  obtient  un  liquide  colorant 
pour  l'étude  des  éléments  délicats. 

Teinture  d'iode,  glycérine  et  eau  iodées,  eau  bromée. 

46i.  Les  teintures  aqueuse  et  alcoolique  d’iode  sont  surtout  em- 
ployées en  raison  de  la  couleur  bleue  qu’elles  donnent  à l'aiiiidou 
et  à la  cellulose  des  jeunes  cellules  végétales,  de  même  qu'à  celle 
des  cellules  du  bois  ou  du  liber  des  plantes  textiles  débarrassées  de 
leurs  principes  incrustants  par  la  potasse  ou  des  lessivages  répétés. 

Leur  usage  est  fréquent  dans  cet  ordre  d'études.  Il  l'est  encore 
dans  l'étude  des  spermatozoïdes  des  plantes  et  des  animaux,  ainsi 
que  des  infusoires  que  l’iode  employé  en  faible  quantité  tue  ; en 
même  temps  il  jaunit  leur  tissu  comme  il  le  fait  pour  toutes  les 
substances  azotées;  il  jaunit  également  leurs  cils  vibratiles  en  les 
rendant  rigides,  bien  évidents  et  permet  de  mieux  voir  leur  direc- 
tion droite  ou  spirale,  leur  longueur  et  leurs  insertions.  A cet  égard, 
ce  réactif  et  l'eau  bromée  sont  d’une  grande  utilité.  Depuis 
que  j'en  ai  proposé  l'emploi  dans  ce  but  dans  la  première  édi- 
tion de  cet  ouvrage  (1849),  l'eau  iodée  a été  recommandée  de  nou- 
veau par  divers  observateurs  et  en  particulier  par  M.  Balbiani, 
(Journal  d'anatomie  et  de  physiologie,  1868,  p.  567.)  L'eau  iodée 
montre  aussi  que  ces  organes  sont  en  général  Icrminés  par  une  ex- 
trémité mousse  et  non  effilée  en  pointe.  Elle  permet  de  déterminer 
nettement  et  vite  les  régions  où  ils  existent  et  celles  sur  lesquelles 
ils  manquent,  ainsi  que  leur  absence  sur  certains  corps  régulière- 
ment mobiles,  tels  que  les  Navicules,  les  Oscillaires,  etc. 

Ces  teintures  sont  également  employées  pour  rendre  évidents 
l’utricule  azoté  et  son  noyau  qu'il  jaunit  et  rétracte  dans  les  cellules 
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végétales.  Elles  sont  très-utiles  à cet  égard,  pour  mettre  en  évi- 
dence la  structure  cellulaire  en  montrant  la  disposition  du  contenu 
azoté  dans  les  algues  oscillaires  incolores,  les  LeploÜirix,eXc.,  con- 
tenu qu’elle  jaunit  sans  colorer  le  tube  mince  extérieur. 

462.  La  meilleure  solution  d’eau  iodée  est  celle  qui  se  compose 
de  5 à 10  centigrammes  d'iode  solide,  et  de  15  è 20  centigrammes 
d'iodure  de  potassium  pour  50  grammes  d’eau. 

L’eau  bromée  peut  être  préparée  de  la  même  manière  en  rempla- 
çant l’iodure  par  le  bromure  de  potassium. 

463.  La  glycérine  iodée  est  souvent  utile  pour  l’étude  des  cellu- 
les des  plantes  ; quand  on  veut  déterminer  immédiatement  si  elles 
contiennent  ou  non  des  granules  d’amidon,  la  coupe  du  tissu  frais 
est  placée  de  suite  dans  une  goutte  de  ce  liquide. 

Ce  liquide  se  prépare  en  mêlant  une,  deux  ou  trois  parties  d’eau 
iodée  à de  la  glycérine  ou  en  tenant  un  petit  fragment  d'iode  au 
fond  d’un  flacon  de  glycérine,  étendue  d’un  peu  d’eau. 

464.  La  teinture  alcoolique  d’iode  donne  après  l’action  de  l’a- 
cide sulfurique,  une  teinte  violacée  particulière  à la  substance  azo- 
tée formant  les  concrétions  microscopiques,  dites  amyloïdes,  des 
centres  nerveux,  du  rein,  des  glandes  lymphatiques,  etc.  Elle  est 
J)ar  suite  employée  dans  ces  conditions.  Elle  donne  au  contraire  une 
teinte  d’un  jaune  brun  particulier  aux  concrétions  azotées  prosta- 
tiques, ainsi  qu’:\  la  plupart  des  substances  azotées  dites  albumi- 
noïdes. 

465.  Eau  bromée.—  En  plaçant  une  grossegoultede  brome  dans  un 
flacon  plein  d’eau  di.stillée,  ori  obtient  une  dissolution  de  ce  métal- 
loïde, analogue  à l’eau  iodée,  et,  dont  on  se  sert  de  la  même  ma- 
nière, mais  seulement  pour  colorer  en  jaune  brun  les  éléments 
anatomiques  azotés,  leurs  cils  vibratiles,' etc.,  et  les  rendre  plus 
nettement  visibles. 

Liqueur  awto-mercurique  ou  de  Millotl. 

466.  On  a depuis  longtemps  employé  le  nitrate  acide  de  mer^ 
Cure  médicinal  ou  d’autres  atolatcs  comme  réactif  pour  colorer 
les  substances  albuminoïdes.  Au  lieu  du  nitrate  de  mercure,  quel- 
ques autcUrs  proposent  le  nitrite  d'oxyde  mercurique.  On  emploie 
exclusivement  aujourd’hui  la  liqueur  azoto-mercurique  ou  réactif 
de  Millon  qu’on  obtient  en  dissolvant  du  mercure  dans  un  poids 
égal  d’acide  azotique  à un  équivalent  cl  demi  d’eau  ; la  réaction  s’é- 
lablit  àfroidjàla  fin  on  chauffe  pour  achever  la  dissolution  du  mé- 
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toi.  dn  étend  ensuite  la  liqueur  de  deux  volumes  d‘eau,  pour  un 
volume  de  dissolution  mercurielle.  (Millon,  I8i9  ) 

On  s'en  sert  surtout  en  anatomie  botanique,  on  place  les  coupes 
des  tissus  frais  dans  quelques  gouttes  de  ce  liquide  et  au  bout  d'un 
quart  d'heure,  ou  rapidement  si  on  chauffe  à 100  degrés  environ, 
il  colore  en  rouge  vif  les  substances  albuminoïdes,  à l'exclusion  des 
autres.  Le  coton,  les  fécules  et  la  gomme  sont  colorés  en  rose  par 
fÆt  agent  que  les  nitrates  mercureux  et  mercurique  ne  remplacent 
pas.  En  ajoutant  de  l'acide  nitreux  à ces  azotates,  on  a une  réactioli 
analogue,  mais  moins  nette. 


CHAPITRE  IM 

Dm  aceols  pkjsiqaea  enploySa  uala  ou  mmuoiMû  ans  rSaeUf*  chbnliiiies'. 

AtlT.  I.  — DE  LA  CONGÉLATION. 

407.  La  congélation  est  un  moyen  de  durcissement  qu'on  peut 
employer  avec  succès,  mais  les  conditions  dans  lesquelles  nous  nous 
ü'ouvons  dans  notre  pays  nous  permettent  rarement  son  emploi.  Il 
faut  en  effet  agir  par  une  température  de  5 degrés  au-dessous  de 
zéro  au  moins,  laisser  les  objets  longtemps  exposés  au  froid,  faire 
les  coupes  avec  le  rasoir  à la  même  température  que  l'organe  et 
pratiquer  les  autres  manœuvres  sur  la  préparation  à une  basse 
température.  Nous  ne  pouvons,  en  général,  obtenir  ces  conditions 
qu'à  l'aide  des  mélanges  réfrigérants. 

Itoudanovvski  a utilisé  avec  avantage  les  basses  températures 
des  hivers  de  la  Russie  et  de  la  Sibérie  pour  étudier  les  centres 
nerveux  laissés  à une  température  de  15  à 6 degrés  au-dessous  de 
zéro.  Il  recommande  de  ne  pas  descendre  au-dessous  de  cette  der- 
nière température.  Fi’ommann  a aussi  employé  la  congélation  et  le 
nitrate  d'argent  pour  étudier  la  subsUmee  amorphe  de  la  moelle 
épinière.  La  congélation  pourrait  servir  d'isolant  en  ramenant  les 
organes  congelés  à une  température  plus  élevée,  mais  les  altérations 
élémentaires  qui  surviennent  sont  trop  considérables. 

ART.  II.  DE  LA  COCTIOS. 

468.  Coc/ion  dons  l'eau.  — L'eau  bouillante  peut  être  employée 

* Par  MM.  Crandry  (de  Liège)  el  Ch.  Dobin. 
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comme  coagulant  et  durcissant.  Deux  cas  peuvent  se  présenter  : 
1°  l’action  dure  peu  de  temps  ; 2°  l’action  est  prolongée. 

La  coction  peut  être  momentanée,  ou  on  peut  se  borner  à la  pro- 
jection instantanée  dans  l’eau  chaude.  Dans  ce  cas  on  durcit  et  on 
gonfle  le  tissu  lamineux  et  beaucoup  d'autres  parties  du  corps; 
cela  permet  de  pratiquer  des  coupes  qui  peuvent  rendre  des  ser- 
vices pour  l’examen  de  leur  ensemble. 

Malgré  l'inconvénient  dû  à la  coagulation  des  éléments  et  à 
l'opacité  qu'ils  ont  acquise,  il  est  possible,  par  exemple,  d’étudier 
avec  assez  de  détail  la  structure  du  derme  à l'aide  de  la  coc- 
tion  non  prolongée;  remarquons  ici  que  l'épiderme  se  détache 
avec  le  corps  muqueux  et  laisse  le  derme  complètement  à nu.  Le 
durcissement  des  tissus  musculaires  et  de  divers  tissus  glandulai- 
res jetés  quelques  instants  dans  l’eau  bouillante  peut  être  assez 
considérable  pour  permettre  d’en  faire  des  coupes  et  peut  parfois 
être  utilisé. 

C’est  par  la  coction  dans  l’eau  portée  jusqu’à  l'ébullition,  ou  en 
lesjetant  dans  l’eau  bouillantequeSwammerdam  et  Rusconi  durcis- 
saient les  œufs  de  batraciens,  pour  les  disséquer  ou  en  faire  des 
coupes.  Ce  moyen  peut  encore  être  employé  non-seulement  sur  ces 
œufs,  niais  sur  ceux  des  insectes,  de  quelques  annélides,  etc. 

La  coction  prolongée  sert  é enlever  les  matières, gélatineuses 
dans  les  tissus  qui  en  contiennent  et  comme  un  certain  nombre  d’é- 
léments ne  sont  pas  attaqués,  il  s’ensuit  qu’on  les  obtient  complè- 
tement isolés;  on  isole  de  cette  façon  les  libres  élastiques  du  derme, 
les  cellules  du  cartilage,  etc. 

Coction  dam  des  liquida  acides. 

4fi9.  Au  lieu  de  soumettre  les  tissus  à l’action  del’eau  chaude,  on 
peut  en  cuire  de  petits  fragments  dans  un  tube  contenantde  l’eau 
acidulée.  On  retire  le  tube  de  dessus  la  lampeàalcool  lorsqu’on  voit, 
au  bout  de  quelques  minutes  à peine,  le  tissu  devenu  assez  transpa- 
rent, sans  qu'il  soit  trop  ramolli,  ce  que  l’expérience  seule  ap- 
prend à déterminer  convenablement. 

Ce  moyen  est  des  plus  utiles  pour  suivre  la  distribution  des  nerfs 
et  même  des  capillaires,  dans  les  cloisons  des  tissus  tendineux,  fi- 
breux et  autres.  (V.  les  recherches  de  M.  Sappey  sur  ce  sujet,  1867.) 

Il  l'est  également  pour  étudier  la  disposition  des  fibres  élastiques 
comparativement  dans  les  diverses  artères  et  veines,  dans  le  derme, 
dans  le  chorion  des  muqueuses,  les  aponévroses,  etc. 
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On  doit  employer  surtout  de  l’eau  contenant  1 ou  2 parties  d'a- 
cide sulfurique  pour  100  d'eau.  On  peut  porter  en  certains  cas  la 
quantité  d'acide  jusqu'à  10  p.  100.  I/expôrience  conduit  rapide- 
ment à voir  quelles  sont  les  proportions  qui  doivent  être  adoptées 
dans  chaque  ordre  de  recherches. 

Pour  quelques  tissus,  quand  ils  sont  incrustés  de  sels  calcaires 
particulièrement,  on  peut  utiliser  les  acides  chlorhydrique  ou 
azotique  dans  les  mêmes  proportions  à peu  prés. 

Il  faut  au  contraire  employer  de  cette  manière  l'acide  lartrique 
ou  l'acide  acétique  dilués  quand  on  veut  étudier  les  glandes,  les 
follicules  pileux,  etc.,  dans  l’épaisseur  ou  au-dessous  des  tégu- 
ments muqueux  et  cutanés.  L’acide  sulfurique  réussit  du  reste  éga- 
lemenl  pour  cet  ordre  de  préparations  préliminaires  ainsi  prati- 
quées, qui  sont  très-utiles danslesrecherchesd'anatomie  comparée. 
Elles  ne  le  sont  pas  moins  dans  beaucoup  d’études  anatomo-pa- 
thologiques, en  raison  de  ce  que  l’acide  sulfurique  trés-étendu 
gonfle  et  rend  translucide  le  tissu  lamineux  chauffé  quelques  ins- 
tants dans'ce  liquide  et  cela  sans  qu'il  attaque  notablement  les  ca- 
pillaires et  les  globules  rouges  qui  les  remplissent.  On  peut  ainsi 
étudier  très-utilement  l'état  de  ces  conduits  dans  les  tissus  enflam- 
més, comparativement  à ceux  qui  ne  l’ont  pas  été. 

Il  est  des  circonstances  dans  lesquelles  la  coclion  dans  l’eau  pure 
ou  acidulée  peut  être  poussée  jusqu'à  liquéfaction  ou  dissolution 
complète-de  certaines  portions  comme  les  fibres  lamineuses,  afin  de 
n'avoir  plus  que  les  parties  non  attaquées  par  ces  agents  comme  la 
trame  élastique  du  derme,  des  artères,  etc.  On  peut  isoler  ainsi  les 
tubes  de  l'ivoire  dentaire  sur  les  coupes  de  dents  débarassés  à froid 
de  leurs  sels  calcaires.  Mais  ici  et  pour  les  coupes  des  os  dont  on 
veut  isoler  la  capitule  des  osléoplastes  avec  leurs  canalicules,  il  vaut 
parfois  mieux  chauffer  le  fragment  de  tissu  dans  une  grosse  goutte, 
d’eau  sur  le  porte-objet  lui-même. 

Les  cartilages  et  les  fibro-cartilages,  ainsi  que  la  cornée  et  diven 
organes  ebitineux  des  invertébrés  traités  de  la  sorte,  montrent  plus 
facilement  qu’auparavant  plusieurs  des  particularités  de  leur  tex- 
ture. 

470.  La  coction  des  tissus  dans  divers  liquides  est  fréquemment 
nécessaire  en  anatomie  végétale.  Il  en  sera  question  à propos  de 
chacun  des  cas  particuliers  qui  en  exigent  l’emploi.  • 
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ART.  III.  — DE  LA  DESSICCATION. 

471.  La  dessiccation  peut  ôtrp  employée  comme  moyen  de  dur- 
cissement en  histologie,  pour  déterminer  des  details  de  texture  sur 
les  tendons,  les  muscles,  la  peau,  le  poumon  surtout  après  son 
insnmation,  les  artères,  les  veines,  etc.  Elle  permet  d'observer  les 
rapports  des  éléments  constituant  un  tissu  ou  un  organe,  mais 
elle  ne  peut  servir  en  aucune  façon  pour  l’étude  des  éléments  qui 
sont  très-déformes  et  auxquels  on  ne  parvient  pas  toujours  à rendre 
l'eau  qu'on  leur  a enlevé. 

Pour  faire  sécher  les  tissus,  on  en  place  dos  fragments  sur  des 
planches  de  liège  ou  de  bois  et  on  laisse  le  tout  à la  température 
ordinaire  à l'air  libre;  on  peut  aussi  les  mettre  au  soleil. 

Des  moyens  rapides  de  dessiccation  peuvent  aussi  être  employés, 
comme  par  exemple  quand  on  place  l'objet  suspendu  dans  un 
flacon  contenant  du  chlorure  de  calcium  solide.  On  a eu  rccoui’s 
également  à la  pompe  pneumatique  et  à l'acide  sulfurique. 

Lorsque  les  objets  sont  desséchés  on  pratique  des  coupes  minces 
avec  un  rasoir,  et  ces  coupes  sont  placées  dans  la  glycérine  éten- 
due d'eau  ou  dans  l'eau  légèrement  acidulée  par  l’acide  acétique 
qui  les  ramollit  et  tend  à leur  rendre  leur  forme  primitive.  On  peut 
préalablement  les  colorer  par  le  carmin. 

Il  y a dans  l'examen  des  coupes  d’objets  desséchés,  différentes 
choses  qui  peuvent  embarrasser  les  commençants  ; elles  tiennent  à 
la  coupe  elle-même  et  à son  imbibition  plus  ou  moins  complète.  On 
observe  souvent  des  lignes  brillantes,  des  irisations,  une  apparence 
de  non-homogénéité  ; elles  sont  dues  à la  surface  de  la  coupe  qui 
n'est  pas  plane,  mais  déchiquetée,  ou  é sa  non-imbibition  par  l'eau. 

On  ]ieut  dessécher  des  organes  injectés,  en  faire  des  coupes  et  les 
placer  dans  le  baume  ou  térébenthine  du  Canada,  soit  pour  les  con- 
server à l’état  de  préparations  transparentes,  soit  pour  en  obtenir 
d’opaques. 

Procédé  de  dessiccation  du  professeur  Brunetti. 

472.  Parmi  les  procédés  de  dessiccation  permettant  de  faire  d’ex- 
cellentes coupes  minces  pour  étudier  la  texture  des  organes,  en 
même  temps  que  la  conservation  indéfinie  de  ceux-ci  dans  leur  in- 
tégrité, comme  pièces  des  musées,  on  ne  saurait  trop  recommander 
la  remarquable  méthode  du  professeur  Brunetti,  de  Padoue. 

Voici  en  quoi  consiste  cette  méthode,  qui  s'applique,  du  reste,  à la 
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préparation  du  cadavre  tout  entier  comme  à celle  d’une  simple  pièce 
anatomique. 

Elle  comprend  diverses  opérations  : 

1°  Le  lavage  qui  se  fait  & l'aide  d’injections  d'eau  pure  dans  les 
vaisseaux  et  les  canaux  excréteurs  ; on  entraîne  ainsi  au  dehors  le 
sang  et  les  autres  liquides  qui  sortent  par  leurs  voies  particulières, 
suivant  que  l’injection  a eu  lieu  dans  les  artères,  les  veines  ou  les 
canaux  excréteurs.  On  injecte  ensuite  de  l’alcool  pour  achever  d’en- 
lever l’eau  qui  est  restée  dans  les  vaisseaux.  Cette  injection  a pour 
but  d’empécher  la  putréfaction  qui  résulterait  de  la  présence  de 
l’eau  dans  les  tissus,  et  de  préparer  les  voies  aux  autres  substances 
douées  de  la  propriété  d’arrêter  la  décomposition  putride.  On  sait 
que  le  tannin  jouit  é un  degré  éminent  de  cette  propriété  ; or  son 
action  s’exerce  non-seulement  sur  la  peau,  mais  encore  sur  tous  les 
autres  tissus,  excepté  la  graisse. 

2“  Le  dégraissage  doit  donc  précéder  la  tannification.  Il  est  pra- 
tiqué à l’aide  de  l’éther  sulfurique.  La  durée  de  cette  opération 
varie  entre  deux  et  dix  heures.  L’éther  est  injecté  dans  les  vais- 
seaux, et  pénètre  ainsi  dans  la  trame  des  tissus,  qu’il  débarrasse  do 
leur  graisse. 

3“  La  lannificalion,  ou  préparation  par  le  tannin,  s’opère  lorsque 
l’on  a préalablement  enlevé  l’éther  par  les  lavages  répétés.  Le  tan- 
nin est  dissous  dans  l’eau  distillée  bouillante,  et  la  solution  est  in- 
jectée dans  les  artères,  les  veines  et  les  canaux  excréteurs. 

4“  La  dessiccation  s'effectue  avec  de  l'air  chaud  et  desséché  à 
l’aide  de  chlorure  de  calcium.  Cet  air  n’entoure  pas  seulement  les 
parlies  extérieures,  il  est  pou.ssé  encore  à l’intérieur  des  ti.^sus  par 
le  moyen  d’une  pompe  aspirante  et  foulante,  qui  porte  par  les  vais- 
seaux un  courant  continu  d’air  comprimé  à la  pression  de  plusieurs 
atmosphères.  L’air  arrive  jusqu’aux  réseaux  les  plus  déliés  des 
vaisseaux  capillaires,  traverse  leui's  parois,  pénétre  dans  toutes  les 
cavités,  s'insinue  dans  les  interstices,  chassant  devant  lui  tous  les 
liquides  qu’il  remplace.  Grâce  à lui,  les  vaisseaux  gardent  leur  état 
normal  de  dilatation,  comme  s’ils  étaient  encore  parcourus  par  les 
liquides.  (Brunetti,  Congrès  médical  de  l*;u'is,  1867  et  France  mé- 
dicale, Paris,  1867,  in-4°.) 
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QUATRIÈME  SECTION 

DE  I.A  PRÉPARATION  ET  DR  LA  CONSERVATION  DES  OBJETS 
MICROSCOPIQUES. 

475.  II  est  facile  de  comprendre  que  la  manière  de  procéder 
dans  l'exèculion  d’une  préparation,  est  entièrement  subordonnée 
ft  la  nature  simple  ou  complexe,  à l’état  d'isolement  ou  d'associa- 
tion des  parties,  dont  on  doit  étudier  les  caractères  individuels, 
les  mouvements  ou  l'arrangement  réciproque. 

Quand  ce  sont  dos  parties  simples  que  l’on  veut  voir,  comme  des 
globules  du  sang,  des  cellules  d’épithéliums,  des  cellules  végé- 
tales, etc.,  les  procédés  diffèrent  naturellement  selon  que  ces 
éléments  sont  naturellement  isolés  et  libres,  ou  qu’ils  sont  adhérents 
les  uns  aux  autres  et  ont  besoin  ou  non,  pour  être  vus,  d'étre 
préalablement  dissociés.  Dans  ce  dernier  cas,  les  procédés  ont  es- 
sentiellement pour  but  d’amener  artificiellement  les  cellules,  les 
fibres,  les  vaisseaux,  etc.,  cohérents  à cet  état  libre  où  se  trouvent 
naturellement  les  grains  de  pollen,  les  spores,  les  globules  du 
sang,  et  autres  éléments  anatomiques. 

Enfin  quand  ce  sont  des  parties  complexes,  telles  que  des  tissus 
ou  encore  des  organes  de  petit  volume  comme  des  glandules,  etc.; 
l’exécution  des  préparations  diffère  selon  qu’ils  sont  demi-solides, 
solides  avec  plus  ou  moins  de  dureté,  comme  dans  le  cas  de  toutes 
les  pièces  squelettiques. 

Dans  le  premier  cas,  il  s'agissait  d'isolcr  le  corps  à étudier  de 
ceux  qui  l'environnent  avec  ou  sans  adhérence,  afin  de  le  placer 
dans  des  conditions  de  visibilité  permettant  l’examen  des  carac- 
tères d’ordres  divers  qu’il  présente.  Dans  celui-ci,  il  faut  ame- 
ner les  parties  complexes  à un  état  do  visibilité  telle,  par  lu- 
mière transmise,  que  la  forme  et  l’arrangement  réciproque  des 
parties  simples  qui  les  composent  puissent  être  déterminés. 

Rendre  visibles  les  corps,  soit  par  isolement,  soit  par  réduction 
en  couches  assez  minces  pour  qu’elles  soient  translucides,  et 
.savoir  déterminer  la  nature  spécifique  de  chaque  corps  simple  ou 
complexe  par  l’étude  de  leurs  caractères  propres,  sont  en  effet  deux 
ordres  d'opérations  fort  distinctes,  que  les  anatomistes  doivent 
pouvoir  accomplir  avec  une  égale  habileté  ; ils  doivent  surtout  se 
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garder  de  confondre  ces  deux  choses  et  de  croire  que  lorsque  l’un  de 
cesdeux  ordres  de  conditions  est  rempli,  l'aiilre  l'est  également  ou 
n’a  aucunement  besoin  de  l’étre.  Rien  de  plus  commun  en  effet,  et 
pourtant  de  plus  nuisible  pour  la  science  que  de  prendre  le  pro- 
cédé qui  permet  d'apprendre  pour  le  savoip  réel  qu’il  aide  à ac- 
quérir. C’est  là  une  question  de  principe  qui  semble  des  plus 
élémentaires  et  qui  est  en  effet  des  plus  nettes,  mais  qui,  faute 
d’être  bien  déterminée,  fait  croire  à certains  esprits  empiriques  que 
toute  l’anatomie  et  la  physiologie  normales  et  pathologiques  gi- 
sent dans  une  question  de  procédé,  adopté  à l’exclusion  dos  autres 
par  tel  ou  tel  de  ces  investigateurs.  On  ne  saurait  dire  combien 
est  grand  le  nombre  des  erreurs  que  fait  journellement  commettre 
ce  vice  de  méthode,  et  combien  de  travaux  cette  confusion  rend 
nuis  ou  seulement  bons  à être  recommencés. 

474.  Ajoutons  que  selon  la  nature  normale  ou  morbide,  cristalline 
ou  organisée  du  corps  qu'il  s’agit  de  préparer,  l’extraction,  l'isole- 
ment, la  réduction  à l’état  de  lames  transparentes,  et  la  prépara- 
tion proprement  dite  se  font  naturellement  en  suivant  des  pro- 
cédés très-divers.  Mais  quelle  quesoit  celte  nature,  ces  procédéssont 
toujours  fondés  : 1°  sur  ce  qu’on  sait  déjà  de  la  constitution  de 
l'objet  solide  ou  liquide  dont  on  relire  cette  partie  ; 2*  sur  ce  que 
l'on  sait,  ou  ce  que  l'on  suppose  touchant  les  caractères  de  celle-ci. 
L'opération  est  naturellement  plus  facile  quand  on  connaît  déjà  ces 
caractères,  comme  par  exemplece  qui  altère,  ou  au  contraire  ce  qui 
conserve  les  corps  qu'il  s’agit  d’observer.  Dans  le  cas  où  les  attri- 
buts de  celui-ci  ne  sont  pas  encoYe  connus,  il  y a plus  de  difficulté  en 
raison  des  tâtonnements  par  lesquels  on  est  obligé  de  passer.  En  tout 
cas,  il  y a toujours  lieu  de  tenir  compte  de  ces  deux  circonstances, 
savoir  : celle  dans  laquelle  la  nature  du  corps  qu’il  faut  préparer 
est  déjà  connue,  et  celle  dans  laquelle  elle  ne  l’est  pas  encore. 

Quand  au  manuel  opératoire,  il  parait  difficile  tant  qu’on  ne  l’a 
pas  exécuté,  mais  chacun  des  procédés  qui  à la  lecture  semblait 
d'abord  inexécutable,  devient  facile  après  un  très-petit  nombre  d’es- 
sais, sauf  les  cas  où  l'on  recherche  quelque  disposition  anatomique 
spéciale  et  encore  inconnue. 

475.  Le  contenu  du  paragraphe  précédent  montre  nettement 
quelles  doivent  êtres  les  divisions  de  cette  section. 

Quelle  que  soit  du  reste  la  diversité  des  arrangements  réciproques 
des  parties  simples,  auxquelles  sont  immanentes  les  propriétés  dont 
les  actes  qui  nous  frappent  directement  sont  la  résultante,  la  ma- 
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nièrc  d’exécuter  les  préparations  qui  montrent  ces  parties  et  leurs 
arrangements,  est  tellement  subordonnée  à la  nature  géométrique 
ou  physique  de  cellcs-lé  (comme  leur  volume,  leur  forme  ou 
leur  consistance  par  exemple)  que  les  procédés  se  trouvent  être  les 
mêmes  pour  des  parties  douées  d'actions  physiologiques  très- 
diverses.  De  lé  vient  aussi  que  la  description  de  ce  que  présentent 
de  commun  les  procédés  é employer  dans  les  préparations  en 
général,  se  réduit  à un  nombre  de  données  relativement  assez 
resireint. 


CHAPITRE  PREMIER 


Préparalioii  d««  corps  microscopiques  uatarellement  Isc^és  las  uns  des  mitres. 


47C.  Faire  une  préparation  des  corpuscules  invisibles  é l'œil  nu, 
naturellement  isolés  les  uns  des  autres,  consiste  é en  prendreune 
petite  quantité  que  l’on  délaye  dans  de  l'eau,  de  la  glycérine,  ou 
autre  véhicule  ne  les  dissolvant  et  ne  les  attaquant  pas,  préalable- 
ment placé  sur  le  porte-objet. 

C’est  ainsi  que  l’on  procède  quand  ils  forment  un  amas  pulvé- 
rulent, comme  les  grains  de  pollen,  les  spores,  les  sporanges,  les 
parapbyses,  les  mycéliums,  etc.,  de  beaucoup  de  plantes,  comme  les 
poils  des  plantes  et  des  articulés,  le?  écailles  de  lépidoptères,  les 
poussières  proprement  dites,  etc.  Il  est  nécessaire  que  la  propor- 
tion des  corps  solides,  par  rapport  au  liquide,  soit  assez  faible 
pour  que  les  premiers  ne  se  touchent  pas,  au  moins  dans  la  plus 
grande  partie  de  la  préparation,  afin  que  les  contours  de  la  plupart 
d’entre  eu.x  soient  nettement  visibles.  L’expérience  seule  conduit  é 
bien  faire  la  préparation,  à cet  égard,  pour  chaque  espèce  d’objets 
étudiés;  elle  s’acquiert  du  reste  rapidement. 

Il  est  bon  parfois  d'examiner  à un  faible  gro.ssissemcnt  l’ensemble 
de  la  préparation  avant  do  la  recouvrir  d’une  lamelle  mince.  Mais 
pour  en  faire  un  examen  délinitif  et  prolongé,  il  faut  la  recouvrir 
do  celle-ci.  Si  le  liquide  employé  ne  s’étend  pas,  jusqu’aux  bords  de 
cette  lamelle  on  en  ajoute  un  peu.  Si  au  contraire,  il  les  dépasse 
trop  on  l’enlève  eu  l’étalantsur  leporte-objet  oumieuxcn  le  pompant 
par  capillarité  avec  du  papier  brouillard,  un  pinceau  ou  le  bout  d’un 
chiffon  d’étoffe  de  chanvre  ou  de  coton.  Uuand  on  a mis  trop  des  cor- 
pusculessolides  entre  les  lames  de  verre,  comme  en  général  le  fluide 
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les  entraîne  avec,  lui,  on  les  relire  parce  moyen,  soit  directement,  soit 
en  ajoutant  du  liqiiiile  ù la  préparation  par  le  célé  opposé  à celui  où 
on  le  pompe.  Quand  les  corpuscules  sont  flottants  dans  le  liquide 
où  ils  se  sont  développés,  comme  les  infusoires  animaux  ou  végé- 
taux, les  gouttelettes  graisseuses  et  résineuses  du  latex,  du  chyle, 
du  lait,  etc.,  les  éléments  anatomiques  de  la  lymphe,  du  sang,  des 
mucus,  du  pus,  etc.,  il  suffit  de  prendre  une  goutte  de  ces  fluides 
À l'aide  d’une  baguette  de  verre,  d’un  tube  ou  d’une  pipette  selon 
les  cas,  et  de  la  placer  sur  le  porle-objet.  On  la  couvre  ensuite 
d’une  lamelle  dont  l’épaisseur  sera  appropriée  au  grossissement  de 
l’objectif  qu’on  veut  employ(>r.  Si  le  liquide  ne  s’étend  pas  au  des- 
sous de  toute  la  lamelle  on  pourra  en  ajouter , et  on  on  pompera 
l’excès  comme  il  a été  dit  plus  liant  si  le  fluide  déborde  trop  la 
lame  supérieure.  Dans  ce  cas  en  effet,  pendant  les  mouvements  do 
glissements  imprimés  au  porte-objet  sur  la  platine,  le  liquide  peut 
toueber  l’objectif,  s’interposer  à lui  et  à la  lamelle  mince,  de  ma- 
nière à gêner  l’observation  ou  même  à attaquer  la  monture  de 
celui-là,  si  le  fluide  employé  est  acide. 

Quand  ces  corpuscules  sont  trop  nombreux  et  se  touchent  de 
manière  à nuire  à leur  propre  examen,  on  les  écarte  en  enlevant 
une  certaine  quantité  d’entre  eux  par  les  moyens  qui  viennent 
d’étre  indiqués  (p.  3Ô2).  On  peut  parfois  les  chasser  auparavant 
sur  le  bord  de  la  lamelle  en  pressant  sur  le  centre  de  celle-ci.  .Mais 
ce  moyen  n’est  pas  applicable  aux  élcmciils  qui  sont  mous  et  s’a- 
platissent aisément.  11  faut  alors  les  écarter  en  ajoutant  un  excès 
de  quelque  liquide  qui  ne  les  altère  pas,  comme  de  l’eau  s’il 
s’agit  des  infusoires,  de  quelques  épilbéliums,  une  sérosité  dé- 
pourvue de  particules  en  suspension,  si  on  étudie  des  globules  du 
sang,  des  leucocytes,  des  épithéliums,  des  spermatozoïdes,  etc  , 
(voy.  sur  ces  liquides,  p.  274  à 275).  L’excès  du  liquide  surajouté 
peut  être  pompé  comme  nous  l’avons  dit,  et  avec  lui  sont  enlrainés 
quelques-uns  des  éléments  surabondants. 

477.  Avant  d’observer  les  particules  en  suspension  dansun  liquide, 
il  est  souvent  nécessaire  d’attendre  qu’elles  se  soient  déposées  contre 
les  parois,  ou  au  fond  du  vase.  Car,  dans  cet  ordre  d’examen,  ce  n’est 
pas  le  fluide  que  l’on  étudie  à l’aide  du  microscope,  maisles  solides 
qu’il  contient. 

C'est  ce  qu’on  est  obligé  de  faire  dans  l’étude  des  corps  re|U'o- 
dilCIeiirs  cl  des  premières  phases  de  la  reproduction  de  beaucoup 
de  Cryptogames,  Cl  d'animaux  invertébrés  d’eau  douce  et  marins  ; 
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d'animaux  et  de  plantes  unicellulaires,  d'humeurs  saines  ou  mor- 
bides, comme  les  mucus,  les  sérosités,  le  sang,  la  lymphe,  les 
urines,  le  liquide  spermatique,  etc. 

Pour  cela,  on  les  place  dans  une  éprouvette  ou  mieux  dans  un 
verre  à expérience  conique,  et  on  attend  que  le  dépôt  se  soit  formé, 
ce  qui  a lieu  plus  ou  moins  lentement  selon  la  nature  organisée  ou 
cristalline  des  corps. 

Quand  les  éléments  placés  dans  un  liquide  ont  ainsi  formé  uné 
couche  ou  un  dépôt  contre  les  parois  ou  au  fond  du  vase,  comme 
les  dépôts  muqueux  ou  urinaires,  les  cristaux  des  liquides  qu'on 
évapore,  etc.,  certains  ferments,  et  autres  matières  que  nous 
venons  de  citer,  on  les  enlève  par  le  raclage  avec  quelque  spa- 
tule ou  aiguille  courbe  appropriée  ; on  peut  aussi  le  faire  par 
aspiration  avec  un  tube  ou  une  pipette,  etc.,  et  on  dépose  sur 
le  porte-objet  une  goutte  du  mélange  qu'ils  forment  avec  le 
liquide  où  ils  étaient.  Il  faut  parfois  prendre  tel  ou  tel  objet 
dans  ce  dépôt  en  se  guidant  avec  la  loupe  pour  diriger  les  pipettes. 
On  recouvre  alors  le  tout  d'une  lame  de  verre  avec  ou  sans  addi- 
tion du  fluide  où  ils  siégeaient  ou  de  quelque  autre  substance 
inoffensive.  Si  ces  corps  sont  trop  abondants,  on  se  débarrasse 
de  l'excès  comme  nous  venons  de  l'indiquer  (p.  532).  Quand 
les  corpuscules  examines  ne  sont  pas  friables,  ni  faciles  à écra- 
ser, on  peut  SC  débarrasser  de  cet  excès  en  faisant  glisser  la  la- 
melle sur  le  porte-objet,  jusqu'à  ce  qu’on  voie  qu’elle  a laissé 
sur  son  trajet  assez  de  corpuscules  pour  que  ceux  qui  restent  sous 
elle  soient  isolés  et  forment  une  préparation  convenablement 
transparente. 

Il  est  un  certain  nombre  de  cas,  que  l'expérience  seule  apprend 
à détenniner,  dans  lesquels  on  peut  se  débarrasser  de  l'excédant 
des  corpuscules  de  la  préparation,  eii  appuyant  sur  elle,  soit  parce 
qu’ils  sont  assez  résistants  pour  que  ceux  qui  restent  ne  s’écrasent 
ou  n'éclaicnt  pas,  s'il  s'agit  de  cristaux,  soit  parce  que  quelque 
corps  étranger  plus  volumineux  que  ceuy  qu'on  étudie  protège 
ceux-ci.  On  peut  même  souvent  procéder  ainsi  à plusieurs  reprises 
pour  la  même  préparation,  en  étudiant  les  globules  rouges  du  sang, 
pour  détruire  par  exemple,  les  piles  qu’ils  forment  au  bout  de  quel- 
ques instants  dans  le  plasma. 

Il  est  utile  de  profiter  des  mouvements  imprimés  à certains  éb’î- 
ments  pour  mieux  les  étudier,  parce  qu’en  roulant  ils  se  présentent 
à l'observateur  sous  toutes  leurs  faces  successivement,  ce  qui 


Digilized  by  Google 


PIIËI>\RATION  DES  CORPS  NATURELLEMENT  ISOLÉS.  355 

permet  de  voir  exactement  leur  forme,  et  la  distribution  dans  leur 
épaisseur  des  granules  qu'ils  renferment. 

478.  Hors  des  circonstances  sus-indiquées,  il  faut  ordinairement 
éviter  de  presser  sur  la  lamelle,  ou  même  de  la  laisser  tomber  trop 
brusquement  sur  la  goutte  de  liquide.  Il  faut  la  poser  doucement,  soit 
horizontalement,  soit  obliquement  par  un  de  scs  bords  avant  les  au- 
tres. En  d’autres  cas,  on  aura  soin  de  prévenir  sa  chute  brusque  en 
la  retenant  avec  une  aiguille  placée  sous  elle.  Pour  cela  on  prend 
les  lamelles  délicatement  avec  des  pinces  fines  ou  avec  les  doigts  ; 
il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  loucher  les  deux  faces  pour  éviter  de 
les  tacher  du  résidu  de  la  sueur  évaporée,  ou  de  la  graisse  qui  reste 
souvent  entre  les  sillons  épidermiques  de  la  pulpe  des  doigts.  Ces 
taches  gênent  en  effet  l’observation  Du  même  l’adhésion  parfaite 
du  ciment,  quand  il  s’agit  d’une  préparation  à conserver. 

479.  Au  nombre  des  parties  naturellement  isolées  les  unes  des 
artres  que  l’on  peut  être  appelé  à préparer  en  procédant  comme  il 
vient  d’être  dit  en  parlant  des  éléments  anatomiques,  il  faut  ranger 
beaucoup  de  petits  organes  caduques 
des  vertébrés  et  Ses  invertébrés.  Tels 
sont  les  poils  des  animaux  et  des  plan- 
tes, les  petites  plumes,  les  écailles  des 
papillons,  les  soies  et  les  acicules  de 
diverses  aunélides,  etc.  On  les  prépa- 
rera dans  la  glycérine  avec  ou  sans  al- 
cool, etc.,  selon  qu'ils  sont  enduits  ou 
non  de  substances  grasses,  permettant 
qu’ils  Soient  mouillés  plus  ou  moins 
complètement  sans  adhésion  de  bulles 
d’air  mfcroscopiques. 

Sur  divers  animaux  ces  parties  ca- 
duques, qu’on  peut  préparer  et  observer 
comme  il  vient  d'être  dit,  sont  repré- 
sentées par  les  pellicules  de  l’épiderme 
cutané,  par  les  lambeaux  d’épiderme  ou  épithélium  qui  se  déta- 
chent de  la  surface  du  corps  des  batraciens  (flg.  97),  etc. 

Portion  de  lambeau  épidermique  de  la  Cmioiiillc  commune,  naturellement  des- 
quamé de  la  surrace  du  corps.  H montre  la  substance  tlnement  grenue  des  cellules  el 
vers  le  centre  leur  noyau  iiudéolé.  a b portion  de  leur  substance  dé|»oiirviic  de  gra- 
nules indiquant  les  lignes  de  segmentation  de  la  couebe  épllliéliale  en  cellules* 


Fig.  97  • 
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FrAparatioB  d»  animaux  et  dea  eégdlanx  microacopk|iiaa. 

480.  C'est  i\  propos  des  corps  naturellement  séparés  les  uns  des 
autres  qu'il  faut  parler  du  mode  de  préparation  le  plus  général  des 
êtres  mentionnés  ici. 

Toute  la  préparation  consiste  à les  prendre  avec  des  instriimenls 
appropriés,  tels  que  tubes,  ou  pipettes,  s'ils  sont  dans  l’eau,  ai- 
guilles, |)inceaiix,  etc.,  s'ils  sont  à la  surface  des  corps  solides  ou 
mélangés  d'autr(*s  corpuscules  dans  la  vase,  les  mousses , les 
algues,  etc.  Dans  ces  derniers  cas,  s’il  s'agit  de  très-petits  articulés, 
de  larves,  d’oeufs,  d'embryons,  d'algues,  de  petits  cbampignons, 
de  pro-embryons  des  ( ry|)togamcs,  etc.,  il  est  souvent  utile  d’hu- 
mecler  avec  de  l’eau,  de  la  glycérine,  de  la  solution  de  gomme,  etc., 
les  instruments  destinés  à enlever  les  êtres  que  l'on  veut  saisir  et 
transporter  individuellement  à l'exclusion  de  tels  ou  tels  autres.  Il 
est  impossible  ici  de  donner  autre  chose  que  des  indications  gé- 
nérales, chacun  devant  s’ingénier  à choisir  ou  inventer  le  moyen 
le  plus  convenable,  c’est-à-dire  le  plus  en  rapport  avec  la  nature 
des  corps  à examiner  et  avec  le  point  de  vue  sous  lequel  on  désire 
les  étudier. 

C'est  pour  cet  ordre  d’opérations  préalables  exécutées  dans  des 
détritus  divers,  des  croûtes,  dos  poussières,  dans  la  vase,  le  sable, 
etc.,  qu'il  faut  agir  sous  la  loupe,  ou  sous  le  microscope  à dissection 
ou  encore  sous  le  microscope  composé  à Taide  d'un  faible  gros- 
sissement et  du  prisme  redresseur,  qui  là  est  d’un  grand  secours. 
Après  avoir  étalé  sur  un  large  porte-objet  les  matières  dans 
lesquelles  ou  veut  faire  un  triage,  on  va  cueillir  en  quelque  sorte  et 
enlever  à l'aide  d’une  aiguille  droite  ou  courbe  ou  d’un  pinceau 
ainsi  humecté  d’un  liquide  gluant  les  acariens,  les  annélides,  les 
infusoires  même,  ou  les  œufs,  les  einbryons,  les  larves,  les  spiculés, 
les  pièces  squoleUi(]uns,  les  dépouilles  ou  les  parties  de  tels  et  tels 
de  ces  êtres  pour  les  porter  tantût  morts,  taiitêt  vivants  sur  le  porte-- 
objet  approprié  à la  |)i'é])aralion  que  l’on  veut  faire  et  exaininer. 
On  les  place  ainsi  en  nombre  voulu,  et,  de  tel  ou  tel  sexe,  de  tel  ou 
tel  âge  qu’il  convient. 

Ceux  dos  êtres  dont  il  vient  d’être  question  qui  sont  três-ininoes 
Comme  beaucoup  d infusoires,  quelques  vers)  des -ovules,  des  algues 
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des  acariens  sarcoplides  et  autres  peuvent  être  placés  sur  le  porte- 
objet  ordinaire  dans  un  des  liquides  appropriés  à leur  observation  à 
l’état  vivant  ou  à leur  conservation  en  préparation.  Parfois  seule- 
ment il  est  nécessaire  d’empêcher  la  pression  du  porte-objet  par 
l’interposition  de  quelque  corps  étranger,  comme  un  morceau  de 
poil,  d’ongle,  de  corne,  de  plume,  etc. 

Pour  les  gros  infusoires,  beaucoup  d’annélides,  d’œufs,  d'em- 
bryons, de  larves  et  de  jeunes  d’animaux,  et  de  plantes,  vivant  dans 
l’eau  ou  non,  il  faut  recourir  à l’emploi  des  porte-objets  creusés  d’une 
petite  cuvette  (page  229),  ou  encore  de  ceux  sur  lesquels  on  a collé 
une  cellule  (page  2.^1).  ' 

11  en  doit  être  particuliérement  ainsi  quand  on  veut  en  faire  des 
préparations  à conserver.  On  place  alors  le  corps  dont  il  s’agit  dans 
l’un  des  liquides  appropriés  à leur  nature  dont  il  sera  parlé  plus 
loin. 

481 . Quoi  qu’il  en  soit,  c’est  surtout  dans  les  diverses  circon- 
stances dont  il  vient  tl’étre  question,  pour  les  préparations  des 
ovules,  des  embryons,  des  larves,  etc.,  qu’il  importede  ne  pas  trop 
les  comprimer,  et  de  ne  pas  les  écraser.  En  posant  sur  eux  le  cou- 
vre-objet,  il  faudra  donc  opérer  avec  lenteur  et  précaution,  qu’on 
veuille  ou  non  la  cimenter  ensuite.  C’est  dans  ces  cas-là  aussi  que 
lorsqu’on  ne  veut  qu’étudier,  sans  conserver  en  collection  ces  êtres, 
on  se  sert  du  compresseur  dont  la  vis  permet  de  maintenir  le  corps, 
vivant  ou  non,  dans  une  goutle  de  liquide  entre  doux  laines  de  verre, 
sous  la  compression  voulue  pour  amener  un  certain  degré  de  trans- 
parence ou  même  de  le  fixer  sans  aucune  compression. 


CHAPITRE  III 

D«  la  préparation  doo  parüos  microscopiquea  adbéraaloa  las  anoa  aux  antres. 

482.  La  manière  de  procéder  dans  l’exécution  des  préparations 
de  parties  microscopiques  adhérant  les  unes  aux  autres,  est  très- 
différente  dans  les  conditions  dont  il  s’agit  ici,  de  ce  qu’elle  est 
dans  les  précédentes.  Les  difficultés  sont  plus  grandes  dans  ces 
dernières  circonstances  en  ce  que  les  manœuvres  déjà  décrites, 
bien  que  devant  finalement  être  toujours  accomplies,  ont  besoin 
d’étre  précédées  d’une  série  d’autres  manœuvres. 

Celles-ci  sont  naturellement  très-diverses,  parce  qu’il  faut  né- 
C.  IloBi!i.  — UicroKope.  22 
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ccssaireinent  qu’elles  soient  en  rapport  avec  la  nature  simple  ou 
complexe,  avec  les  attributs  physiques,  chimiques  et  organiques 
des  corps  à observer. 

Toutes  ont  pour  but  d’arriver  à rendre  le  corps  en  question  visi- 
ble à l'aide  de  la  lumière  transmise  par  le  miroir  du  microscope, 
saufuii  très-petit  nombre  de  cas,  afin  de  voir,  quand  il  est  d’organi- 
sation complexe,  par  quels  éléments  anatomiques  il  est  composé  et 
quel  est  l’arrangement  réciproque  deceu.\-ci  ; afin  de  connaiire  ses 
attributs  effectifs,  et  sa  structure  spécialement,  s’il  est  simple.  Car 
une  fois  un  corps  organique  rendu  visible,  il  faut  toujours  en  ar- 
river à voir  quelles  sont  les  parties  simples  qui  le  composent  et 
quels  sont  les  caractères  spécifiques  et  distinctifs  de  celle-ci.  Hors 
de  là,  l’anatomie  reste  livrée  à l’arbitraire  de  toutes  les  hypothèses 
qui  se  peuvent  émettre,  ou  à tout  ce  qu’il  y a de  plus  borné  dans 
le  simple  examen  des  dispositions  géométriques  ou  physiques, 
souvent  bizarres  ou  élégantes  des  corps  microscopiques. 

■485.  On  peut  dire  d’une  manière  générale  : 

1”  One  l’isolement  des  organes  microscopiques  et  dos  petits  appa- 
reils destinés  à être  disposés  en  préparations  transparentes  ou  opa- 
ques sur  le  porte-objet,  se  fait  par  dissection  opérée  à l'œil  nu,  à 
la  loupe  ou  avec  un  microscope  approprié  ; instruments  sous  les- 
quels on  procède  par  section,  traction,  déchirure  ou  dilacération, 
comme  dans  beaucoup  d’autres  dissections  ordinaires; 

2°  Que  l’arrangement  réciproque  des  éléments  anatomiques  dans 
chaque  tissu,  que  les  rapports  et  lesautres  dispositions  des  divers  tis- 
sus dans  chaque  organe  et  des  petits  organes  les  uns  avec  les  autres, 
SC  constatent  à l'aide  de  coupes  ou  sections  pratiquées  de  manière 
à rendre  ces  parties  assez  minces  pour  qu’elles  soient  susceptibles 
d’être  conservées  en  préparations  translucides,  permettant  de  voir 
les  dispositions  précédentes; 

5°  Que  les  caractères  individuels  et  spécifiques  des  éléments 
constituant  les  diverses  parties  dont  il  est  question,  ne  peuvent  être 
observés  que  sur  des  coupes  du  genre  de  celles  qui  viennent d’étre 
mentionnées  quand  il  s’agit  de  tissus  des  plantes  et  de  tissus  durs 
des  animaux  ; souvent  mémo  il  faut  arriver  à leur  isolement  par 
dilacération,  avec  ou  sans  l’emploi  des  réactifs  chimiques  et 
de  la  chaleur.  Pour  la  plupart  dos  tissus  mous,  la  connaissance 
de  ces  éléments  (qui  domine  la  détermination  de  la  nature  des 
parties  complexes)  ne  peut  être  ohtenue  qu’après  leur  isolement, 
ici  par  dissection,  là  par  dilacération  et  aussi  par  raclage  pourquel- 
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ques-uns.  C’est  alors  que  la  préparation  s'achève  encore  par  des 
manœuvres  semblables  à celles  dont  il  a été  question  dans  les  chapi- 
tres précédents  et  qui  consistent  en  une  disposition  convenable 
des  parties  isolées  dans  un  liquide  approprié,  entre  le  porte-objet 
et  une  lame  mince. 

Il  est  facile  de  comprendre  que  dans  bien  des  cas  ces  divers  pro- 
cédés doivent  être  employés  successivement  pour  arriver  à faire 
une  préparation  susceptible  d'étre  examinée. 

Encore  une  fois  enfin,  il  faut  savoir  distinguer  ici  ce  qui  touche 
la  préparation,  de  ce  qui  concerne  les  parties  qu’elle  doit  nous 
mettre  à portée  de  voir,  et  l’étude  des  attributs  de  ces  dernières. 
Il  faut  savoir,  par  exemple,  que  pour  être  utilisée  autrement  que 
cÆmme  objet  commercial,  la  préparation  d’un  organe  microsco- 
pique ou  d’un  tissu  ne  peut  être  observée  avec  fruit  que  si  l'on 
connaît  déjà  les  éléments  qui  les  composent  [et  dont  cette  prépara- 
tion doit  précisément  nous  faire  voir  l’arrangeraent  réciproque. 

ABT.  I".  — DBS  DISSECTIOMS  MICROSCOPIQUES. 

48  t.  Le  nombre  des  circonstances  dans  lesquelles  on  est  obligé 
de  recourir  à la  dissection  sous  le  microscope,  tant  pour  faire  l’a- 
natomie descriptive  des  organes  trop  petits  pour  être  bien  vus  à 
l’œil  nu,  que  pour  arriver  à faire  des  préparations  transparentes 
devant  être  examinées  à un  fort  grossissement  est  trés-considé- 
rable. 

Toute  étude  de  la  structure  intime  des  organes  des  invertébrés 
de  petit  volume,  et  des  embryons  d’un  grand  nombre  de  vertébrés, 
exige  comme  pour  les  plus  grands  animaux,  qu’ils  aient  été  dissé- 
qués au  point  de  vue  de  l’anatomie  descriptive,  afin  que  l’on  sache 
bien  d'où  viennent  les  éléments  anatomiques  qu'on  porte  sous  le 
microscope. 

Cette  dissection  se  fait  soUs  la  loupe,  le  doublet,  le  microscope 
à dissection,  ou  le  microscope  à observation,  à l'aide  d’un  faible 
grossissement  et  du  prisme  redresseur. 

Le  prisme  redresseur  de  Nachet  pouvant  s’appliquer  à tous  les 
microscopes,  est  de  beaucoup  le  plus  commode. 

Au  moyen  de  ce  prisme,  dont  la  construction  repose  sur  une 
observation  très-curieuse  qu’on  doit  à Amici,  On  peut  disséquer 
sur  toute  espèce  de  microscope  avec  la  plus  grande  facilité  ; on  le 
place  simplement  sur  l’oculaire,  et  les  images  sont  complëtemenl 
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redressées.  On  peut  aussi  se  senûr  de  son  prisme  redresseur  per- 

%fectionné  combiné  avec  un  oculaire  pour  don- 
ner un  plus  grand  champ  (fig.  98). 

Quand  la  préparation  doit  être  exécutée  k 
l'aide  de  la  lumière  réfléchie,  on  fixe  l'animal 
ou  l'organe  avec  des  épingles,  ou  des  épines, 
sur  une  plaque  de  liège,  de  cire,  ou  autre  sub- 
stance iv:>y.  p.  258),  soit  à nu,  soit  dans  un  ba- 
' quet  ou  cuvette  à dissection,  pouvant  être  rem- 

, pli  de  liquide  suivant  ce  que  permet  ou  exige  la 

prisme  redresseur  de  nature  des  tissus  a préparer. 

' Qliand  la  transparence  des  animaux,  des  em- 

bryons particulièrement  ou  des  organes  étudiés  s'y  prête,  on  les 
dissèque  ù l’aide  de  la  lumière  transmise  en  les  tenant  sur  une 
lame  de  verre  ou  dans  un  verre  de  montre. 

Toutes  ces  dissections  s’exécutent  par  incisions,  tractions,  dé- 
chirures à l’aide  des  ciseaux,  microtomes,  scalpels,  aiguilles  droites 
ou  courbes,  et  pinces,  dont  il  a été  question  plus  haut.  Ces  nia- 
nœuxTes  varient  naturellement  selon  qu'il  s'agit  de  mettre  à nu  des 
cordons  nerveux,  des  ganglions,  des  muscles,  des  glandes,  des 
conduits,  ou  de  séparer  les  unes  des  autres  des  membranes, 
comme  sur  les  œufs  des  vertébrés,  etc. 

Dans  tous  les  cas,  leur  but  est  l’isolement  des  organes  pour  en 
voir  le  volume,  la  forme,  les  connexions  et  la  couleur;  puis  on 
peut  alors  les  enlever  en  totalité  ou  en  partie  avec  des  ciseaux  et 
des  pinces  ou  par  simple  traction  pour  les  étaler  sur  la  lame 
porte-objet  dans  un  liquide  approprié.  On  les  recouvre  avec  une 
lamelle  mince  pour  les  observer  sous  le  microscope  composé, 
à l'aide  de  grossissements  plus  ou  moins  puissants,  commc'on  le 
fait  pour  les  corpuscules  naturellement  isolés.  On  peut  ensuite  li- 
menler  le  couvre-objet  pour  faire  du  tout  une  préparation  de  col- 
lection, ou  au  contraire  soumettre  l’organe  à la  dilacération,  etc., 
pour  isoler  et  mieux  voir  les  éléments  anatomiques  composant  son 
tissu. 

Les  dissections  microscopiques  de  ce  genre  doivent  être  exécutées 
souvent,  non-seulement  sur  des  embryons  ou  d’autres  êtres  de 
petit  volume,  animaux  ou  végétaux,  mais  encor,-  sur  des  produits 
morbides.  C’est  comme  il  vient  d’être  indiqué  qu’il  est  utile  de 
procéder  pour  isoler  les  petits  vaisseaux  dilatés  de  dilférentes 
manières,  des  tumeurs  érectiles  (fig. 15,  p.  73),  des  centres  nerveux 
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(fig.  99),  etc.,  dont  on  veut  faire  des  préparations  destinées  à être 
étudiées  A un  grossissement  plus  ou  moins  fort.  Quand  les  tissus 
sont  mous,  quand  les  parties  A-isoler  ne  tranchent  pas  par  leur 
couleur  sur  le  reste  de  la  masse,  il  vaut  mieux  faire  In  dissection 
par  transparence  sur  une  lame  de  verre  en  se  servant  de  pinces,  ' 

d'aiguillesdroites  ou  courbes  et  des  ciseaux  à manche  (fig.  i6,  p.  2G), 

Fis.  99  ■ 


instruments  à l'aide  desquels  on  saisit,  tire  et  sépare  les  portions 
qu'on  doit  préparer  isolément  ensuite.  Le  nombre  des  cas  de  ce 
genre  est  trop  considérable,  tant  en  ce  qui  touche  les  parties 
normales,  telles  que  les  villosités,  les  papilles,  les  acini  glandu- 
laires, les  conduits  excréteurs,  etc.,  qu'en  ce  qui  regarde  les  pro- 
duits moj'bides  pour  qu’il  soit  possible  de  les  énumérer. 

485.  C’est  par  l'usage  alternatif  du  scalpel  et  des  ciseaux,  ou  du 
microlome(p.lH),  en  pratiquant  des  incisions,  que  l'on  commencera 


* rapillaii’f  venant  <lc  la  parti<>  rougeâtre  entourant  un  ramollitsemenl  cciélnai  cl 
offrant  dei4  dilatitions  presque  toutes  ampullaircs  (a  0 df.  Dilatation  au  niveau  d'iiiic 
bifurcation  (r);  grosaisaement  de  45  diamètres. 
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les  dissections.  On  emploiera  nécessairement  des  scalpels  et  des  ci- 
seaux d'une  forme  appropriée,  à la  forme  et  au  volume  de  l'objet 
que  l'on  dissèque.  Il  ne  re.stcra  plus  qu'à  séparer  les  parties  incisées, 
à les  fixer  à l'aide  d'épingles  ou  aulres  moyens,  à mesure  qu’elles 
s'écartent  et  flottent  dans  l'eau. 

Si  l'on  veut  ensuite  extraire  de  petits  objets  pour  les  soumettre  à 
d'autres  dissections,  à l'aide  des  aiguilles  emmanchées  on  les  mettra 
en  évidence,  puis  les  saisissant  avec  des  presselles  fines,  on  les  sé- 
parera avec  des  ciseaux  à ressort  (fig.  IC,  p.  76),  ou  do  petits  scal- 
pels. Si  l'objet  est  mou,  s'il  s’agit  d'un  mollusque,  d’une  larve  d'in- 
secte, ou  autre  corps  de  même  nature,  c'est  par  déchirements  et 
avec  des  aiguilles  droites  et  courbes  que  l'on  opérera  les  disseciions, 
quand  la  nature  du  corps  permet,  par  sa  consistance,  d'isoler  les 
organes  que  l'on  veut  étudier.  Dans  certaines  de  oes  opérations,  il 
est  avantageux.de  laisser  macérer  quelque  temps  les  objets  que 
l'on  doit  disséquer,  dans  un  des  liquides  durcissants  que  nous 
avons  indiqués.  L’expérience  seule  apprend  quels  sont  ceux  qu’il 
faut  choisir  dans  chaque  cas  particulier.  C'est,  en  grande  partie, 
par  des  tractions  méthodiques,  que  l'on  obtient  les  meilleurs  ré- 
sultats, et  que  l'on  met  en  évidence  dans  les  bourgeons,  les  boutons, 
et  les  ovaires  végétaux  leur»  parties  constituantes.  Les  coupes  en 
tranches  minces  dans  différents  sens  devront  être  aussi  nécessai- 
rement employées. 

Les  organes  ou  les  appareils  retirés  du  corps  de  certains  articu- 
lés, des  mollusques,  etc.,  se  dissèquent  parfois  sur  la  platine  du 
microscope  simple,  sur  un  disque  de  glace  que  l'on  y adapte  à cet 
effet.  On  se  sert  des  doublets,  avec  des  grossissements  variables 
depuis  dix  fois  jusqu'à  soixante  et  plus  ; mais,  dans  ce  cas,  il  faut  une 
certaine  habileté,  qu'on  n'acquiert  qu'après  de  nombreuses  •mani- 
pulations. On  peut  aussi,  sur  la  platine  des  microscopes  simples  ou 
é dissection,  avec  de  faibles  lentilles,  disséquer  d'assez  gros  objets; 
mais,  lorsqu'ils  sont  trop  volumineux,  l'emploi  du  porte-loupe  et  de 
la  loupe  achromatique  dite  de  Brüeke  (p.  117),  est  bien  préférable. 

Swammerdam  disséquait  les  petits  insectes  sur  une  table  de  cui- 
vre construite  par  Musschenbroeck.  Sur  cette  table,  deux  bras  mo- 
biles étaient  destinés,  l'un  à maintenir  l'objet,  l'autre  à porter  la 
lentille  ou  le  microscope  construits  avec  le  plus  grand  soin.  Ix^urs 
foyers  ainsi  que  leurs  dimensions  étaient  variables.  Swammerdam 
commençait  ses  observations  avec  les  plus  faibles  grossis.sement 
dont  il  augmentait  progressivement  la  puissance.  Il  employait 
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aussi  de  petits  tubes  de  verre  effilés,  aussi  minces  que  des  soies  de 
porc.  Ils  lui  servaient  ù insuffler  les  petits  vaisseaux,  à les  isoler 
ou  a les  injecter  avec  des  liquides  de  différentes  couleurs;  il  fai- 
sait périr  ses  insectes  en  les  plongeant  dans  de  l'alcool,  de  l’eau  ou 
de  l'essence  de  térébenthine  qui  empêchaient  la  putréf.iction,  aug- 
mentaient la  solidité  des  parties  molles  et  facilitaient  leur  dissec- 
tion. 

Quand  il  avait  fendu  les  téguments  avec  les  ciseaux  et  nôté  attenti- 
vement tout  ce  qu’il  remarquait  d’abord,  il  enlevait  avec  soin  et  len- 
tement les  divers  organes  après  les  avoir  préalablement  isolés  avec 
des  pinceaux  fins,  do  la  graisse  abondante  qu'on  rencontre  dans  les 
insectes  et  dont  la  dissection  entraîne  souvent  l’altération  des  parties 
voisines.  Cette  manœuvre  est  plus  facile  lorsqu’on  la  pratique  sur 
les  insectes  à l’état  de  nymphe. 

Parfois  il  plongeait  les  viscères  dans  l’eau  et  les  agitait  douce- 
ment pour  mettre  en  évidence  les  trachées  qu'il  parvenait,  par 
ce  moyen,  à isoler  des  parties  environnantes  sans  les  altérer. 
Il  nettoyait  souvent  les  viscères  en  dirigeant  sur  eux  le  jet  d’eau 
d’une  seringue,  puis  il  insuITlait  les  trachées  et  les  faisait  sécher  pour 
de  nouvelles  observations.  C’est  à lui  qu’on  doit  le  procédé  consis- 
tant à ponctionner  les  insectes,  les  chenilles,  etc.,  avec  une  aiguille 
et,  après  avoir  chassé  tous  les  fluides  par  une  légère  pression,  ù les 
insuffler  avec  des  tubes  très-fins  ; on  les  fait  sécher  ensuite  à l’ombre 
et  on  les  enduit  d’une  couche  d’essence  d’aspic  (Lavandula  npica, 
DC.),  tenant  en  dissolution  une  petite  quantité  de  résine  ; ces  pré- 
parations retiennent  longtemps  leurs  formes  naturelles.  Pour  enlever 
l’enveloppe  extérieure  des  chenilles  au  moment  où  elles  se  dispo- 
saient ù filer,  il  les  suspendait  par  leur  lil  et  les  plongeait  subitement 
dans  de  l’eau  bouillante  d’où  il  les  retirait  aussitêt.  Le  tégument  se 
délachaitalors  avec  la  plus  grande  facilité  et  il  enlevait  sans  peine  les 
débris  de  l’enveloppe,  en  plaçant  la  chenille  dans  un  mélange  à par- 
ties égales  d’esprit-de-vin  et  de  vinaigre  distillé,  qui  augmentait  la 
solidité  des  parties.  C’est  au  moyen  de  ce  procédé,  qu’il  démontrait 
l’emboitenient  du  papillon  dans  la  nymphe  et  de  cette  dernière 
dans  la'  chenille. 

Ces  divers  procédés  plus  on  moins  modifiés  suitant  l’ordre  de  re- 
cherches que  l'on  veut  faire,  et  les  instruments  répandus  de  nos 
jours  sont  encore  ceux  que  l’on  emploie  souvent. 
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ART,  II.  DE  l'exécution  DES  COUPES  MINCES  SUR  LES  TISSUS 

naturellement  durs. 

486.  L'histoire  de  l'anatomie  nous  montre  que  les  roupes  des 
tissus  proprement  dits  ont  d'abord  élé  faites  sur  des  tissus  naturel- 
lement durs  comme  divers  (issus  véÿ(étaux,  la  Corne,  les  gros  poils, 
les  os,  les  dents,  les  carapaces  des  cruslacés,  les  coquilles  des  mol- 
lusques, etc.  Mais  elles  sont  restées  des  objets  de  curiosité  jusqu'au 
moment  où  l’introduction  do  la  notion  d'élément  anatomique  a per- 
mis d’interpréter  exactement  les  aspects  observés.  Alors  seulement 
elles  sont  devenues  réellement  utiles  aux  progrès  de  la  science. 
Elles  sont  aussi  les  premières  préparations  qui  aient  été  conservées 
en  rxillections. 

L’exécution  des  coupes  qui  étaient  faites  sur  des  (issus  assez  con- 
sistants pour  se  laisser  trancher  sans  céder  devant  l'instruinent  a 
été  gradiielleuient  étendue  jusque  sur  les  (issus  mous  ramenés  à la 
consistance  des  premiers,  ou  à peu  prés,  par  les  divers  agents  que 
nous  avons  indiqués,  qui  ne  causent  pas  une  trop  notable  déforma- 
tion (les  éléments  anatomiques.  On  peut  dire  que  c'est  à iiaunover 
qu'est  due  l’introduiùion  de  ce  procédé  anatomique,  qui  a été  un  pas 
considérable  ait  dans  ce  sens  et  le  point  de  départ  de  nombreuses 
découvertes  scientifiques,  lldatc  de  l’époque  où  cesavantanatomiste 
a étudié  l'action  durcissante,  etc.,  de  l'acide  cbroinique  sur  le  plus 
grand  nombre  des  tissus  mous  des  verlébrés  dont  la  structure  se 
conserve  pourtant  parfaitement.  En  même  temps,  il  montra  d'autre 
part  comment  le  durcissement  permet  de  couper  les  tissus  nerveux, 
rétinien  et  autres,  m tranches  minces  propres  à l'observation  micro- 
scopique, sans  que  les  parties  élémentaires  soient  déramjées  (Ilanno- 
ver.  Die  Chromsaure,  ein  vorzügliches  Mittel  bei  mikroskopischen 
Unlersuchungen,  in  Archiv.  fùer  Anat.  u.  Physiol.  1840  in-8“p.  549, 
Recherches  microscopiques  sur  le  syst.  nerveux.  Copenhague,  1844, 
in-4“,  p.  14),  tandis  que  la  créosote  et  le  carbonate  de  potasse,  aupa- 
ravant utilisés  dans  le  même  but,  pour  durcir  le  cerveau,  etc.,  en 
altèrent  la  structure. 

Toutefois,  quels  que  soient  les  moyens  durcissants  employés,  la 
conservation  de  l'étal  naturel  des  parties  n’est  pas  absolue,  tant  s’en- 
faiit,  et  il  suffit,  pour  s’en  assurer  de  les  observer  comparativement 
dans  ces  conditions  et  à l'état  frais  sur  beaucoup  de  glandes,  de 
muqueuses.  Aussi  ne  peut-on  avoir  une  connaissance  réelle  de  ce 
que  sont  les  tissus  aussi  bien  que  les  éléments  anatomiques  que  lors- 
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qu’on  a fait  cotte  comparaison  ; comme,  par  exemple,  sur  les  leucocy- 
tes, les  corps  fihro-plastiques,  etc.,  d'une  part,  les  épithéliums  des 
glandes  lymphatiques,  etc.,  d’autre  part.  .Malgré  cela,  les  rapports  ou 
arrangements  réciproques  de  ces  parties  constiluanles  élémentaires 
sont  assez  bien  maintenus  pour  que  l’examen  des  coupes  dos  tissus 
durcis  en  donnent  une  connaissance  exacte,  au  moins  après  avoir 
rendu  une  partie  de  leur  transparence  et  de  leur  volume  à celles  de 
plusieurs  d’entre  eux,  à l'aide  de  la  glycérine,  de  l’acide  acétique,  etc. 

Des  coupes  pratiquées  sur  les  tissus  osseu.r,  dentaire,  etc. 

487.  Il  est  aujourd'hui  assez  rare  que  les  anatomistes  et  les  na- 
Inralistes  aient  besoin  de  pratiquer  eux-mémes  des  coupes  de  ces 
tissus  qu’ou  trouve  tontes  laites  chez  tous  les  préparateui-s  et  même 
chez  beaucoup  de  constructeurs  de  microscopes.  A Paris  on  peut 
les  avoir  chez  MM.  Bourgogne  ■ père  et  fils.  Il  est  même  mieux 
pour  les  étudiants  de  se  procurer  un  certain  nombre  do  ces 
préparations  permettant  de  bien  étudier  les  caractères  types  des 
principaux  tissus  durs  animaux  et  végétaux,  que  de  consacrer 
aux  exercices  purement  manuels  et  peu  instructifs  le  long  temps 
qu'exige  leur  exécution. 

Toutefois,  pour  bien  des  recherches  scientifiques,  il  est  impossible 
de  faire  faire  convenablement  telles  et  telles  coupes  que  l'on  a ju- 
gées nécessaires.  Il  faut  alors  que.  l'anatomiste  les  exécute  lui- 
même. 

488.  D’une  manière  générale,  pour  les  os,  les  dents,  lesélylres  les 
téguments  épais  des  insectes,  certaines  écailles,  les  cairapaces  des 
crustacés,  etc.,  les  coquilles,  les  noyaux  dos  fruits,  les  concrétions 
morbides,  les  calculs,  les  fossiles  animaux  et  végétaux,  on  les 
divise  en  tranches  minces  avec  une  scie  très-fine,  dans  la  direction 
voulue.  On  use  ensuite  la  coupe  sur  une  meule  ou  sur  un  morceau 
de  grès,  puis  oti  les  passe  sur  une  pierre  à aiguiser  du  Levant  ou 
autre,  afin  de  les  amener  à l’épaisseur  désirable.  Pour  tenir  la  sec- 
tion, un  se  sert  d’un  morceau  de  liège  de  dimensions  convenables, 
qu’on  tientavecles  doigts,  cl  la  pièce  à user  se  trouve  entre  la  pierre 
et  le  liège.  On  achève  le  poli  à sec  sur  une  pierre  à aiguiser  très- 
fine.  On  peut  aussi  user  les  tranches  avant  de  les  polir  en  les  frottant 
entre  deux  morceaux  de  pierre  ponce  fine  à surfaces  trés-planes. 
Les  sections  d’us  se  préparent  à la  térébenthine  du  Oanada,  mais, 
comme  elle  rend  les  ostéoplastcs  et  leurs  canaliculcs  invisibles  en 
pénétrant  dans  leur  cavité,  on  prend  une  dissolution  de  colle  forte 
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faite  à froid,  puis  à l'aide  d'un  pinceau,  on  en  passe  une  très-faible 
couche  sur  les  surfaces  de  la  coupe  d’os,  on  laisse  sécher  deux  heu- 
res, ensuite  on  prépare.  Pour  les  tranches  de  dents  et  des  objets 
d'une  dureté  analogue,  ou  les  obtient  en  sciant  ces  corps  avec  une 
scie  fine,  ou  mieux  à l'aide  d'un  fil  de  fer  fin  tendu  sur  un  arc 
et  de  l'émeri.  La  coupe  est  amincie  ensuite  sur  une  meule  ou  sur 
un  plateau  de  verre  avec  du  grès.  L'épaisseur  désirable  étant 
obtenue,  on  achève  l'usure  de  la  coupe  sur  un  plan  en  cuivre  ou  en 
verre,  en  la  maintenant  avec  un  liège  et  en  se  servant  des  émeris, 
10,  20,  ôO.  On  peut  la  polir  sur  du  drap  enduit  de  rouge  anglais 
mouillé  d'un  pou  d'eau.  Le  drap  doit  être  collé  sur  une  surface 
plane. 

Il  faut  une  certaine  habitude  pour  donner  une  égale  épaisseur  A 
toute  la  coupe,  ce  qui  s’obtient  en  pressant  avec  le  liège  d'une  ma- 
nière uniforme  sur  toute  la  tranche,  mais  sans  presser  trop  fort. 
Cela  est  surtout  difficile  quand  on  amincit  des  lames  d’organes 
formés  de  tissus  ayant  chacun  une  consistance  différente,  comme 
on  le  voit  sur  les  dents  pour  la  dureté  de  l’émail  par  rapport  à celle 
de  l’ivoire  et  du  cortical  osseux. 

Les  difficultés  sont  plus  grandes  encore  quand  les  organes  durs 
sont  aréolaires,  etc.,  pourvus  ou  non  d’une  couche  périphérique 
plus  ou  moins  résistante  que  le  tissu  interposé,  comme  on  le  voit 
pour  la  couche  compacte  des  os  par  rapport  au  tissu  spongieux  sous- 
jacent,  pour  les  piquants  et  la  carapace  des  échinodermes,  les  po- 
lypiers, le.s  valves  des  Balanes,  etc.  Dans  ces  circonstances  avant  de 
pratiquer  la  coupe  à la  scie  ou  après  que  celle-ci  est  faite,  il  faut 
remplir  les  canaux  ou  les  alvéoles  du  tissu  par  de  la  cire,  de  la  pa- 
raffine, du  blanc  de  baleine,  de  la  gomme  ou  de  la  gélatine,  glycé- 
rinées  ou  non,  que  l’on  laisse  durcir  plus  ou  moins.  Les  parties 
friables  étant  ainsi  soutenues,  on  procède  à l'amincissement  comme 
il  a été  dit  plus  haut.  On  enlève  ensuite  la  matière  surajoutée  en 
laissant  séjourner  la  coupe  à froid  ou  à chaud  dans  de  l'alcool,  du 
sulfure  de  carbone,  ou  de  l’éther,  etc.,  pour  le  premier  cas,  dans 
l'eau  pour  le  second  ; cela  fait,  on  peut  procéder  à l'examen  de  la  pré- 
paration ou  à sa  consei'valion.  Il  va  sans  dire  que,  souvent,  il  faut 
examiner  la  coupe  sous  un  faible  grossissement  pendant  qu'on 
l’amincit,  pour  voir,  si  son  usure  est  égale  ou  non,  si  elle  s'est  bri- 
sée, etc. 

489.  Il  ne  faut  pas  oublier  du  reste  qu’on  peut  obtenir  autre- 
ment encore  des  lames  minces  des  os,  des  dents  et  des  divers  tissus 
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durs  indiqués  plus  haut,  sinon  de  manière  à pouvoir  les  conserver 
en  collection,  mais  au  moins  de  façon  à pouvoir  en  déterminer  ra- 
pidement les  caractères  essentiels  et  la  nature  anatomique.  Pour 
cela,  on  enlève  des  coupes  minces  avec  un  scalpel  fort  et  bien  Iran* 
chant,  avec  une  gouge , un  ciseau  à main  ou  de  graveur  sur 
bois,  etc.  Bien  que  fendillées  parfois  sur  une  partie  de  leur  étendue 
et  roulées  en  copeau,  ces  coupes  peuvent  encore  être  étalées  dans 
l’eau  ou  la  glycérine  et  bien  étudiées  après  avoir  été  recouvertes 
d’une  lame  mince.  Lors  même  que  le  tissu  est  frais  et  humide,  il  est 
souvent  utile  de  l’humecter,  ainsi  que  l’instrument  tranchant,  avec 
de  l’eau, de  la  glycérine,  de  l’eau  gommée  ou  gélatinée,  afin  d’en  di- 
minuer la  friabilité  et  de  retenir  la  coupe  sur  rinslrument. 

Ces  précautions  sont  indispensables  si  les  tissus  sont  aréolaires 
et  surtout  s’ils  sont  secs.  Dans  ce  dernier  cas,  il  faut  même  les  lais- 
ser s’humecter  pendant  quelques  moments  au  contact  des  liquides 
précédents. 

Coupes  des  parties  de  consistance  cornée  ou  ligneuse. 

490.  Pour  pratiquer  des  coupes  des  diverses  sortes  de  bois,  de 
beaucoup,  de  noyaux, 'de  téguments,  des  fruits  ou  des  graines,  de 
certains  cotyléchu^ou  albumens  de  celles-ci,  des  cornes,  des  ongles, 
des  piquants  corni^,  dca,  plumes,  des  téguments  chitineux  des 
insectes,  de  certaines  écailles,  de  la  coque,  des  oeufs  de  reptiles, 
de  poissons  plagiostomes,  etc.,  on  se  sert  des  couteaux,  scalpels  et 
rasoirs  indiqués  ailleurs  (page  255).  Après  avoir  bien  fixé  l’or- 
gane entre  le  pouce  et  l’index,  ou  en  le  maintenant  avec  les  doigts 
cl  les  ongles  contre  une  plaque  de  liège,  de  caoutchouc,  d'ébène  ou 
d'autre  bois,  on  enlève  une  coupe  dans  le  sens  voulu.  La  répétition 
de  ces  manœuvres,  conduit  seule  peu  à peu  à donner  aux  sections 
l’épaisseur  et  la  grandeur  convenable.  Pour  la  plupart  de  ces  tissus, 
il  est  utile  d’en  humecter  et  d’en  ramollir  la  surface  avant  de  faire 
la  coupe  pour  éviter  qu’elle  ne  se  roule  trop  en  cornet  et  ne  se  feii. 
dilic.  L’eau,  la  glycérine,  la  salive,  ou  une  solution  alcaline  peu- 
vent servir  é cet  effet.  Ici  encore  l’expérience  seule  apprend  à choisir 
le  liquide  et  le  degré  d’humectation  nécessaires  pour  arriver  à faire 
de  bonnes  tranches  selon  qu'il  s’agit  de  telle  ou  telle  partie  orga- 
nique. 

Pour  pratiquer  ces  coupes,  on  se  sert  souvent  d’un  étau  é main  é 
la  surface  des  mors  duquel  on  fait  dépasser  le  tissu  qu'on  veut 
trancher  et  protégé  au  besoin  par  deux  lames  de  sureau  ou  de  liège 
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fin.  On  l’arfranchit  d’un  premier  coup  du  rasoir  qu’on  a mouillé 
ou  non  selon  les  cas,  cl,  d’un  second  coup,  on  enlève  la  tranche 
mim;e.  On  trouve  en  outre  chez  les  fabricants  d’instruments  de  chi- 
rurgie divers  appareils  destinés  à fixer  les  rameaux  des  plantes,  les 
organes  des  animaux  de  consistance  cornée,  avec  une  vis  niicromé- 
Irique  qui  les  pousse;  de  celle  manière  d’un  coup  de  rasoir  ou  d'un 
tour  de  couteau  è guillotine  qui  leur  est  adapté  on  enlève  une  tranche 
il’une  épaisseur  voulue  et  mesurée  par  la  hauteur  dont  on  a fait 
avancer  la  vis  et  l’objet  qu’elle  chasse  devant  elle.  (Voy.  pages  2i8 
et  253.) 

Les  divers  procédés  qui  viennent  d’être  décrits  sont  aussi  ceux 
qu’on  met  en  œuvre  pour  faire  des  sections  des  tissus  cartilagineux, 
de  beaucoup  d’organes  fibreux, élastiques  et  chitineux  de  consistance 
cartilagineuse,  frais  ou  préalablemetit  desséchés. 

L’exécution  de  ces  coupes  ne  présente  difficulté  que  lorsqu’il  s’a- 
git rl’en  faire  qui  emportent  à la  fois  le  cartilage,  par  exemple,  et 
un  tissu  moins  homogène,  moins  ferme,  comme  le  péricliondre,  des 
liganienis,  etc. C’est  alorsque  la  dessiccation  préalable  est  utile,  sauf 
à humecter  ensuite  la  coupe  avec  de  l’eau  pure  ou  glycérinée,  etc. 

La  dilficullé  e.st  plus  grande  encore  quand  le  tissu  le  moins  dur 
est  entouré  d’une  couche  plus  ferme  et  friable  comme  la  couche 
osseuse  périphérique  du  squelette  des  plagiostomes,  ou  si  au  con- 
traire il  englobe  un  point  d’ossification,  comme  on  le  voit  sur  le 
fœtus  des  vertébrés. 

C’est  pourtant  toujomsi  le  procédé  qui  vient  d’être  indiqué  ou 
quelqu’un  des  précédents  que  l’on  emploie;  seulement  il  faut  un  peu 
plus  d’habitude,  et  manquer  un  plus  grand  nombre  d’essais  avant 
d’obtenir  une  section  convenable,  sans  trop  de  ruptures  du  tissu  le 
plus  dur  et  le  plus  friable.  Il  est  bon,  dans  ces  circonstances,  d’hu- 
mecter,  les  tissus  friables  surtout,  avec  de  la  glycérine  ou  de  la  gé- 
latine glycérinée. 

■iOl . l’our  faire  des  coupes  des  poils,  des  crins,  des  filaments  de  lin, 
de  chanvre,  de  colon,  etc.,  on  en  forme  des  faisceaux  que  l’on  ramène 
à un  degré  de  compacité  analogue  à celui  des  parties  indiquées  plus 
haut  en  les  imbibant  d’une  solution  concentrée  de  gomme  ou  de  gé- 
latine. ün  laisse  sécher  et  on  répète  cette  opération,  au  besoin,  jus- 
qu’à ce  que  l’ensemble  forme  un  cylindre  ou  un  prisme  compacte 
sur  lequel  on  pratique  des  coupes  minces  à l’aide  du  rasoir  ou  de 
l’un  des  instruments  indiqués  plus  haut.  Un  soutient  le  cylindre  en 
l’appliquant  contre  une  plaque  de  bois  ou  de  caoutchouc,  ou  en 
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le  fixant  dans  la  rainure  creusée  dans  un  cylindre  de  bois  tendre  ou 
de  moelle  de  sureau.  On  délaye  les  coupes  dans  l’eau  qui  dissout  la 
substance  agglutinante  et  on  choisit  les  tranches  minces  qu’on 
réunit  sur  l’endroit  de  la  plaque  dans  la  glycérine  ou  quelque  autre 
liquide  approprié  à leur  étude  ou  à leur  conservation  en  prépara- 
tion de  collection.  (Voy.  Dujardin,  Observateur  au  microscope, 
1845,  p.  115.) 

Du  reste,  pour  ces  préparations  encore,  il  est  mieux  de  s’en 
procurer  de  toutes  faites  pour  l’étude,  chez  les  préparateurs  et  de 
ne  donner  son  temps  à leur  exécution  que  lorsque  l'on  se  propose 
de  poursuivre  quelque  recherche  scientifique  spéciale  exigeant 
■qu’on  les  exécute  soi-inôme.  Parmi  les  cas  de  ce  genre  auxquels  ce 
procédé  est  applicable,  il  faut  citer  celui  des  grains  de  pollen,  des 
spores  des  Fougères,  des  l.ycopodiacées  et  d’autres  cryptogames  qui, 
ainsi  agglutinés,  peuvent  être  tranchés  en  coupes  ou  segments 
minces  de  sphères,  perinettant  d'en  bien  étudier  les  paroiset  même 
le  contenu.  Seulement,  il  est  utile  alors  de  rendre  la  solution  de 
gomme  moins  cassante  par  l’addition  d’un  peu  de  glycérine. 

ART.  III.  DE  i’eXÉCDTIOK  DES  COUPES  HIRCES 

son  I.ES  TISSUS  DDRCIS 

492.  Nous  avons  déjà  dit  que  lorsqu’on  veut  voir  les  éléments  en 
place  et  surtout  examiner  leurs  rapports  entre  eux,  il  faut  presque 
toujours  pratiquer  des  coupes  minces  des  organes,  à moins  -que 
ceux-ci  ne  soient  suffisamment  transparents  pour  être  observés 
entiers  avec  ou  sans  action  dos  réactifs. 

Pour  faire  les  coupes,  nous  nous  servons  toujours  de  rasoirs  à 
lames  plates,  minces,  de  fayon  que,  lorsque  l'on  tranche,  on  est 
beaucoup  plus  certain  de  marcher  horizontalement  et  d’obtenir 
ainsi  une  épaisseur  égale  dans  toute  rélenduc  de  la  coupe.  Il  faut 
avoir  toujours  soin  que  le  rasoir  soit  parfaitement  affilé  et  surtout 
ne  soit  pas  ébréché,  parce  que,  sans  cela,  un  brise  chaque  fois  les 
tranches  d'une  certaine  étendue  quand  elles  sont  minces. 

On  peut  avoir  à faire  des  coupes  an  rasoir  sur  des  objets  frais 
et  mous  ou  sur  des  objets  durcis  ; le  plus  souvent  on  les  fait  sur  des 
tissus  qui  ont  séjourné  dans  les  liquides  durcissants,  parce  qu’il  est 
toujours  difficile  d’enlever  des  pellicules  minces  et  homogènes  sur 

* Par  MM.  Grandi7  (de  Liège)  et  Cli.  Bobin. 
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des  organes  frais,  à moins  qu’ils  n’aient  par  eux-mêmes  une  con- 
sistance suffisante,  comme  le  cartilage,  par  exemple. 

Exécution  des  coupes  à l'aide  du  rasoir. 

493.  Pour  pratiquer  les  coupes  sur  des  objets  durcis  on  commence 
d’abord  par  faire  une  section  nette  et  plane  de  l’objet  que  l’on 
veut  étudier  de  façon  à égaliser  compléleinent  la  surface.  Cela  fait, 
on  prend  le  tissu  entre  les  doigts  de  la  main  gauche  et  on  cher- 
che à enlever  des  tranches  minces  avec  le  rasoir  en  dirigeant  le 
tranchant  de  celui-ci  vers  soi  ou  en  sens  opposé;  les  deux  manières 
sont  employêes,etici  encore  tout  est  question  d’habitude.  11  est  bon  de 
mouiller  le  rasoir  et  l'objet,  sans  cela  les  coupes  se  fractionnent  le- 
plus  souvent.  Quand  on  a affaire  à des  organes  durcis  artificielle- 
ment, il  est  nécessaire  que  ceux-ci  ne  soient  pas  trop  durs,  sans 
cela,  ils  deviennent  cassants. 

Les  coupes  sont  généralement  faciles  à exécuter  sur  des  objets 
durcis,  et  on  prend  vite  l’habitude  de  les  faire  minces  et  larges  en 
nombre  assez  considérable  en  peu  de  temps,  soit  qu’il  s’agisse  de 
trancher  les  tissus  durcis  séparément  de  quelque  animal  vertébré, 
soit,  au  contraire,  que  l’on  oit  affaire  ;\des  animaux  entiers  durcis, 
comme  des  embryons  ou  les  œufs  des  premiers,  ou  comme  des  mol- 
lusques, des  annélides,  etc.,  dont  on  veut  étudier  les  organes 
dans  leurs  rapports  réciproques,  etc. 

494.  Lorsqu'on  veut  exécuter  des  sections  de  membranes  minces 
comme  la  rétine  par  exemple,  on  suit  le  procédé  suivant  ; on  fait 
durcir  la  rétine  dans  la  solution  de  Muller,  etc.,  puis  on  l’étale  sur 
une  plaque  d’ébène,  de  plomb  laminé,  de  caoutchouc  durci, et  alors 
on  pratique  une  section  nette  avec  le  rasoir,  en  appuyant  l’extrémité 
de  celui-ci  sur  la  plaque  et  imprimant  un  mouvement  de  bascule; 
cette  première  coupe  faite,  on  cherche  en  déplaçant  le  rasoir  à en 
exécuter  une  seconde,  et  si  le  mouvement  de  déplacement  a été  suf- 
fisamment petit,  on  obtient  une  bonne  section  transversale  de  la 
rétine.  On  s’habitue  bientôt  à répéter  rapidement  celte  manœuvTe 
et  à obtenir  des  coupes  de  toutes  les  parties  voulues  de  l’organe. 
Ce  procédé  est  applicable  non-seulement  aux  membranes,  mais  à 
toute  portion  d’organe  réduit  en  lame.  On  peut  dire  que  l’élude  de 
la  rétine  et  des  autres  membranes  minces,  comme  la  pituitaire, 
etc.,  n’offre,  plus  de  difficulté,  depuis  que  ce  procédé  est  devenu 
familier  aux  anatomistes. 

Comme  liquide  additionnel  â employer  pour  faire,  la  préparation 
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on  se  sert,  en  général,  de  glycérine  pure  ou  diluée  à cause  de  la 
perte  de  transparence  qu’ont  subi  les  éléments  par  la  coagulation 
et  l’action  du  réactif. 

495. 11  existe  un  grand  nombre  de  tissus  des  végétaux  phanéro- 
games (moelle,  ovaires,  fruits,  graines,  etc.)  et  cryptogames  surtout, 
tels  que  lesbasidiomycéteset  les  ascomycètes,  les  lichens,  beaucoup 
d’algues  dont  les  tissus  ont  une  consistance  analogue  à celle  des 
tissus  animaux  durcis  par  l’alcool,  l'acide  chromique,  leschroma- 
les,  etc.  Dans  toutes  ces  circonstances,  l’exécution  des  coupes  per- 
mettant l’étude  de  leurs  tissus  et  de  leurs  organes  reproducteurs  se 
fait  en  suivant  les  procédés  qui  viennent  d’élre  décritsavecou  sans 
dilacération  ou  dissociation  consécutive,  suivant  les  cas,  se  faisant 
sous  le  microscope  à dissection  ou  sous  la  loupe  montée.  La  tranche 
portée  dans  une  goutte  de  liquide  conservateur  approprié  est  recou- 
verte ensuite  d’une  lamelle  mince  pour  être  examinée,  cimentée  ou 
non,  comme  pojiir  toutes  les  préparations  précédentes. 

Que  les  tissus  animaux  aient  été  durcis  par  l’un  ou  l’autre  des 
agents  indiqués  précédemment  (p.292et  suiv.),ou  par  la  dessiccation 
avec  ou  sans  traitement  préalable  par  l’acide  acétique,  comme  on 
le  fait  parfois  pour  la  peau,  quelques  muqueuses,  etc.,  le  procédé 
reste  au  fond  le  même.  Dans  ces  dernières  conditions,  il  est  ordi- 
nairement utile  d’humecter  la  surface  que  l’on  va  trancher  avec  de 
l'eau,  de  la  salive  ou  de  la  glycérine.  Quelques  essais  montrent 
vite  quels  sont  les  cas  dans  lesquels  il  faut  ou  ne  faut  pas  procéder 
ainsi. 

Exécution  des  coupes  d'organes  très-petits  ou  très-délicats. 

496.  Il  est  des  organes  délicats  et  compliqués  des  vertébrés  et  des  • 
invertébrés  surtout,  il  est  aussi  de  ces  derniers  pris  en  entier  et 
des  embryons  qhi  durcis,  ou  non,  ne  peuvent  être  tranchés 
en  coupes  minces  qu’après  avoir  été  consolidés,  si  l'on  peut 
dire  ainsi,  par  quelques  moyens  mis  en  œuvre  avant  l’emploi  du 
rasoir.  Le  principal  consiste  à plonger  ces  apparcilsou ces  animaux 
dans  une  solution  concentrée  de  gomme  arabique,  de  manière  à ce 
que  celle-ci  pénètre  le  mieux  possible.entre  les  parties  à étayer.  Il 
faut  ajouter  quelques  gouttes  de  glycérine  a la  solution  de  gomme, 
pour  qu’elle  ne  soit  pas  trop  friable,  et  n’éclate  pas  sous  le  tran- 
chant du  rasoir.  On  laisse  la  gomme  se  dessécher  dans  une  capsule 
ou  autre  vase  permettant  de  retirer  aisément  la  masse  consolidée. 
On  saisit  alors  celle-ci  entre  les  doigts  de  la  main  gauche,  et  on 
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pratique  les  coupes  voulues,  en  tirant  le  rasoir , le  tranchant 
tourné  vers  soi  ou  en  sens  inverse,  selon  les  circonstances  et  la 
nature  des  organes.  On  fait  tomber  ensuite  la  coupe  dans  une  quan- 
tité d'eau  suffisante  pour  dissoudre  la  gomme  sur  le  portc  olijct 
même  qui  doit  servir.  On  pompe  alors  celte  eau  qu’on  remplace 
par  le  liquide  conservateur  voulu,  sans  déranger  les  organes  dont 
on  veut  étudier  la  structure,  quand  il  s'agit  par  exemple  de  coupes 
du  corps  des  embryons,  de  certains  niollusi|ues,  des  papilles,  etc. 
On  recouvre  enfin  le  tout  de  la  lamelle  mince. 

Ce  procédé  sert  encore  à montrer  nettement  la  disposition  et  la 
structure  des  villosités  et  des  plis  des  muqueuses,  celle  des  pièces 
de  l'appareil  de  l'odorat  chez  les  petits  mammifères,  de  l’oreille 
interne  (Lœwenberg),  et  autres  encore. 

Il  est  également  applicable  û l’e.xécution  des  coupes  des  champi- 
gnons basidiosporés  dcpclitvolume,dequelques  lichens  et  mousses, 
des  ovaires  avec  leurs  oiulessur  quelques  phanéroganes,  des  grains 
de  pollen,  des  grosses  spores,  etc.  ' 

Du  reste  ce  procédé  comme  beaucoup  d'autres,  sc  prête  à des 
applications  variant  presqu'en  nombre  infini  , à mesure  qu'on 
en  use  davantage  et  qu’on  l’applique  à des  recherches  plus  di- 
verses. Ainsi  on  peut,  de  même  que  les  suivants,  l'employer  pour 
faire  de  très-belles  coupes  du  corps,  de  la  tête  et  des  yeux,  des 
insectes  mous,  tels  que  les  diptères,  les  larves  et  les  chenilles,  les 
nymphes,  les  lielininthes,  les  annélides,  qu’il  est  utile  de  laisser 
auparavant  durcir  dans  l'aride  chromiqiie,  le  chromale  do  po- 
tasse, l'alcool,  etc. 

497.  Ce  procédé  est  également  applicable  à l’exécution  des  cou- 
pes minces  sur  les  oeufs  et  les  embryons  durcis  des  batra- 
ciens, des  poissons,  des  insectes,  etc.  .Mais,  pour  ces  der- 
niers, il  vaut  mieux  les  englober  dans  une  ‘ petite  masse  de 
stéarine  pure  ou  mêlée  de  cire,  et  mieux  encore  dans  de  la  paraf- 
fine fondue.  Après  la  solidification  de  ces  matières,  l’on  jiratique 
les  coupes  selon  celui  des  méridiens  de  l’ovule  qui  est  le  plus  con- 
venable pour  voir  telle  ou  telle  partie  de  l’embryon,  ainsi  que 
premier. 

On  peut  aussi  fixer  l’œuf  avec  ces  substances  dans  l’excavation 
d’un  morceau  de  moelle  de  sureau  en  lui  donnant  d’avance  la  po- 
sition qui  convient  le  mieux  pour  la  coupe  qu’on  se  propose  de 
faire.  On  fait  tomber  les  coupes  dans  un  verre  do  montie  plein 
d’essence  de  térébenthine,  qui  dissout  la  paraffine  ou  1a  stéarine,  et 
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on  les  reprend  ensuite  avec  un  pinceau  pour  les  placer  sur  le  porte- 
objet.  On  s'habitue  vite  à ces  maniements  délicats. 

498.  Les  agents  durcissants  qui  rendent  possible  l'exécution  de 
ces  manoeuvres  sont  aussi  des  agents  conservateurs  ; ils  oITrent 
par  suite  de  grands  avantages  dans  les  recherches  embryogéniques 
faites  à l'aide  de  coupes  destinées  à montrer  les  rapports  récipro- 
ques de  chacun  des  nouveaux  organes  qui  apparaissent  et  de 
ceux  qui  grandissent.  Ces  avantages  consistent  en  ce  que  l'on 
peut  de  jour  en  jour  ou  à des  intervalles  de  temps  plus  rappro- 
chés encore  y plonger  successivement  des  séries  d'œufs  de  ba- 
traciens, de  poissons,  de  mollusques,  d'annélides,  d'insectes,  etc., 
ayant  tous  au  début  été  fécondés  en  même  temps  pour  pratiquer 
sur  eux  à loisir  les  coupes  voulues  pour  leur  étude.  On  sait  en  effet 
q'u'il  est  des  périodes  du  développement  de  certains  organes  qui 
sont  si  rapides  qu'on  n'a  pas  encore  eu  le  temps  de  disséquer 
d'observer  et  de  dessiner  l'embryon  de  la  première  que  déjà  il  fau- 
drait se  mettre  à examiner  celui  de  la  seconde;  d'où  l'obligation 
fréquente  de  renoncer  à cet  examen  pour  le  faire  lorsqu'une  nou- 
velle ponte  de  la  même  espèce  en  fournit  l'occasion. 

499.  Pour  fixer  solidement  les  ganglions  nerveux  de  manière 
que  le  rasoir  puisse  les  couper  précisément  dans  le  sens  qui  sem- 
blera le  plus  avantageux  pour  Pétude,  soit  en  long,  soit  en  tra- 
vers, voici  les  procédés  employés  ; après  avoir  retiré  le  frag- 
ment du  tissu,  le  ganglion,  etc.,  de  la  solution  qui  a servi 
à le  durcir,  on  le  dispose  en  étendant  ses  parties  sur  du  pa- 
pier buvard,  où  on  le  laisse  sécher  à l'air  libre  pendant  une  heure 
ou  deux.  Lorsque  sa  surface  est  bien  privée  d'humidité,  on  le 
trempe  dans  de  la  paraffine  fondue,  dont  la  température  de  fusion 
(42  ) n'est  pas  assez  élevée  pour  en  altérer  la  substance;  puis  on 
le  retire  immédiatement  pour  laisser  solidifier  à sa  surface  une 
première  couche  de  paraffine.  En  trempant  ainsi  le  môme  organe 
à plusieurs  reprises,  on  obtient  bientôt  un  petit  bloc  de  paralfine 
contenant  le  tissu  à trancher,  dont  on  connaît  la  position  exacte, 
c'est-à-dire  qu’on  sait  où  sont  ses  faces,  ses  extrémités,  les  points 
d'émergence  de  scs  principales  branches^  s'il  s'agit  d’un  ganglion 
nerveux,  etc.  Ce  bloc  de  paraffine  est  encore  trop  petit  pour  être 
tenu  facilement  entre  les  doigts  ; on  le  fixe  alors  au  moyen  d'un 
peu  de  In  même  substance  fondue  sur  un  bouchon  de  liège,  ou  on 
le  dispose  dans  la  cavité  d'un  tube  en  laiton,  et  on  y coule  autour 

. du  ganglion,  etc.,  une  certaine  quantité  de  paralfine  fondue.  Après 
C.  Houx.  — Microscope.  33 
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la  solidification  de  celle-ci,  on  retire  du  tube  une  petite  bougie 
contenant  à une  de  ses  extrémités  l’organe  disposé  dans  le  sens 
précis  où  l'on  veut  pratiquer  les  coupes. 

Au  lieu  dcparafGne,  on  peut  se  servir  de  divers  encollages  (que 
l’on  trouve  à acheter  chez  M.  Bourgogne  à Paris),  au  moyen  des- 
quels on  colle  les  organes  à couper  sur  du  liège  ou  sur  de  petits 
morceaux  de  bois  tendre.  Il  faut  toujours  appliquer  sur  l’objet 
plusieurs  couches  de  ces  encollages,  lesquelles  demandent  plusieurs 
heures,  quelquefois  plusieurs  jours  pour  sécher  ; tandis  que  la  pa- 
raffine est  immédiatement  solide,  et  ce  procédé  dû  à Polaillon  a au 
moins  l’avantage  d'étre  expéditif. 

Ces  encollages  ont  généralement  pour  base  des  mélanges  de 
solutions  concentrées  de  sucre  ou  de  gomme  avec  de  la  gélatine 
dissoute. 

500.  Les  coupes  que  l’on  peut  faire  à main  levée,  suffisantes  pour 
l’étude  de  la  plupart  des  tissus,  sont  souvent  défectueuses  pour  celle 
du  tissu  ganglionnaire.  Cn  effet,  il  s’agit  non-seulement  d’avoir 
une  tranche  trés-mince,  mais  encore  de  l’avoir  souvent  dans  une 
grande  étendue,  afin  qu’elle  comprenne  les  nerfs  qui  s’irradient 
du  ganglion,  et  que  l'on  puisse  suivre,  s’il  est  possible,  la  marche 
des  tubes  nerveux  entre  les  cellules  ganglionnaires  et  leur  conti-  • 
nuité  avec  ces  éléments  anatomiques.  Pour  obvier  à cette  imper- 
fection de  la  main,  M.  Polaillon  a fait  construire,  par  MM.  Robert 
et  Collin,  un  microlome  qui  ne  diffère  de  celui  de  Follin  que  par 
la  facilité  avec  laquelle  on  fixe  dans  son  intérieur  l’objet  à couper. 

Nous  venons  de  parler  de  la  manière  de  faire  de  petites  bougies 
cylindriques  de  paraffine  avec  un  ou  plusieurs  ganglions  nerveux, 
par  exemple,  pris  dans  cette  substance,  te  calibre  des  moules  de 
laiton  qui  servent  à les  fabriquer  est  égal  au  calibre  du  tube 
de  ce  microtome  de  Polaillon,  de  sorte  que  les  bougies  entrent 
exactement  dans  ce  tube.  Une  de  leurs  extrémités  (celle  qui  ne 
contient  pas  le  tissu,  le  ganglion,  etc.,)  repose  sur  une  sorte 
piston  de  cuivre  fixé  à la  vis  micrométrique,  piston  qui  monte  avec 
cette  vis,  et  par  suite  pousse  le  cylindre  de  paraffine,  dont  l’autre 
extrémité  (celle  qui  contient  le  ganglion)  arrive  au  niveau  d'un 
plan  d'acier  poli. 

Supposez  qu’on  fasse  glisser  une  lame  bien  affilée  sur-  ce  plan* 
on  coupera  tout  ce  qui  le  dépassera  ; si  on  fait  monter  la  vis  mi- 
crométrique d'un  trentième  ou  d’un  cinquantième  de  millimètre, 
l’extrémité  de  la  bougie  fera  saillie  au-dessus  du  plan  d’une  quan- 
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tité  correspondante,  et  si  on  rase  ce  plan  avec  la  lame  d’im  cou- 
teau, on  aura  une  coupe  de  la  paraffine  et  de  l'objet  qu'elle  contient, 
d'une  épaisseur  é^ale  au  vingtième  du  millimètre.  La  paraffine  se 
casse  et  se  pulvérise,  mais  la  coupe  de  l'objet  reste. 

On  peut  remplacer  le  cylindre  de  paraffine  par  un  petit  cylindre 
de  moelle  de  sureau  ou  bois  tendre  de  même  diamètre  ; é une  de 
ses  extrémités,  on  fixe  le  ganglion  par  un  encollage,  on  place  tout 
le  petit  système  dans  le  microtome,  puis  on  pratique  les  coupes 
comme  je  viens  de  le  dire. 

La  méthode  des  coupes,  dans  l’étude  de  presque  tous  les 
tissus,  des  ganglions  en  particulier,  doit  toiijoui-s  être  con- 
trôlée par  celle  des  dilacérations,  si  l’on  ne  veut  s’exposer  à des 
erreurs.  C'est  ainsi  que  M.  Roudanowski  (1865),  qui  n'a  étudié 
que  des  coupes  faites  dans  un  seul  sens,  a cru  voir  des  anastomo- 
ses entre  les  cellules  ganglionnaires,  au  moyen  de  prolongements 
qu’elles  s’enverraient  réciproquement,  anastomoses  qui  n'ont  été 
signalées  que  par  lui  et  que  nous  n’avons  pu  retrouver.  (Polaillon, 
Etude  sur  les  ganglions  nerveux,  in  Journal  de  Vanalomie  et  de  la 
physiologie.  Paris,  1866;  p.  135.) 

De  l'execution  et  de  la  préparation  des  coupes  des  organes  entiers 
tels  que  les  doigts,  etc. 

501.  Des  organes  entiers,  tels  que  les  doiglsde  l'homme,  et  de 
divers  autres  animaux,  les  membres  des  fœtus  ou  de  petits  mammi- 
fères, des  oiseaux,  etc.,  plongés  dans  les  mélanges  acétiques  (p.288), 
ou  nitro-clilorhydriques  (p.  291),  peuventaubout  de  plusieurs  jours 
ou  de  plusieurs  semaines,  et  après  dessiccation  à l’air  libre,  être  ré- 
duits en  coupes  minces.  Un  pratique  ces  coupes  à l'aide  des  appareils 
à trancher  décrits  précédemment  (p.  248  et  p.  253).  Les  os  privés  de 
leur  phosphate  calcaire  se  laissent  sectionner  sans  difficulté.  Ces 
coupes  sont  des  plus  utiles  pour  étudier  les  rapports  des  ongles 
avec  les  papilles  de  la  matrice  onguéale,  la  situation  réelle  des 
glandes  sudoripares,  le  mode  d'union  des  ligaments  aux  os  ou  aux 
cartilages,  les  rapports  des  surfaces  articulaires  entre  elles  et  avec 
les  synoviales,  etc. 

On  trouve  du  reste  des  coupes  de  ce  genre  très-bien  faites  parmi 
les  préparations  que  M.  Bourgogne  livre  séparément  ou  en  collec- 
tion méthodiques. 

Une  fois  exécutées,  ces  coupes  doivent  être  gonflées  et  rendues 
transparentes  par  un  séjour  de  quelques  heures  au  moins,  dans 
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l'rau  glycérinée,  et  coiiservces  ensuite  dans  un  mélange  formé 
de  2 parties  de  glycérine , 1 d'eau , et  1 environ  d'acide  acé- 
tique. 

ART.  IV.  DE  l'iSOLEIIEXT  DES  ÉLÉHE5TS  ANATOMIQUES 

PAR  DILACÉRATION  '. 

502.  La  nécessité  de  bien  connaître  individuellement  les  caractères 
de  chacune  des  espèces  d'éléments  anatomiques  qui  entrent  dans  la 
composition  d'un  tissu  pour  se  rendre  un  compte  exact  de  leur  ar- 
rangement réciproque  dans  celui-ci  rend  indispensable  leur  isole- 
ment dans  un  grand  nombre  de  circonstances.  Il  en  est  ainsi,  non- 
seulement  dans  l'étude  des  parties  élémentaires  des  animaux,  mais 
encore  dans  celle  des  plantes,  bien  qii'ici  les  coupes  permettent 
assez  ordinairement  de  voir  à la  fois  les  caractères  des  cellules  et 
leurs  relations.  Toutefois,  pour  étudier  les  cellules  du  liber,  les 
laticiféres,  les  cellules  du  tissu  de  beaucoup  de  champignons,  etc., 
il  faut  les  dissocier  et  les  isoler  par  dilacération,  après  avoir  enlevé 
par  déchirure  ou  ii  l'aide  d'une  coupe  mince  une  petite  portion  du 
tissu. 

L’expérience  montre,  dans  ce  cas  et  dans  beaucoup  d’autres  en- 
core, que  la  dilacération  et  le  raclage  même  ne  sont  pour  bien  des 
tissus  qu'un  moyen  de  les  réduire  en  lames  plus  minces  que 
celles  que  donnent  les  coupes,  plus  transparentes  par  suite,  mais 
d'une  moindre  étendue,  ne  montrant  que  les  rapports  des  éléments 
entre  eux,  mais  non  ceux  d’organes  microscopiques  plus  ou  moins 
rapprochés  les  uns  des  autres,  ce  à quoi  les  coupes  servent  sur- 
tout. 

503.  D’une  manière  générale,  pour  étudier  individuellement  les 
éléments  anatomiques  des  animaux,  la  première  condition  à rem- 
plir quand  on  fait  une  préparation  destinée  A être  portée  sous  le  mi. 
croscopc,  c’est  d’isoler  avec  soin,  parla  dissection,  l'organe  dont  on 
veut  examiner  le  tissu,  afin  de  savoir  au  juste  d'où  vient  le  corpus- 
cule que  l'on  a sous  les  yeux,  et  ne  pas  donner  de  détermination 
vicieuse.  Cette  remarque  est  surtout  applicable  aux  études  em- 
bryogéniqiies,  d'anatomie  comparée  et  d'anatomie  pathologique. 
Très-souvent  c’est  sous  la  loupe  ou  le  microscope  à dissection  qu’il 
faut  faire  celte  dissection  préalable.  Il  faut  ensuite  prendre  avec  de 
petits  ciseaux  une  minime  quantité  seulement  du  tissu  que  l'on 

' Par  MM.  Grandry  (de  Uége)  et  Ch.  Robin. 
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porte  sur  le  porte-objet,  préalablement  bien  essuyé  et  sur  lequel  on 
a mis  une  goutte  du  liquide  dans  lequel  doit  être  laite  la  dissocia- 
tion par  dilacération  isolante.  Celle-ci  s'exécute  le  plus  souvent  en 
fixant  avec  l'aiguille  à manche,  que  tient  la  main  gauche,  le  frag- 
ment du  tissu  pendant  qu'avec  l’aiguille  de  l'autre  main  qu’on  im- 
plante dans  celui-ci  on  le  divise  en  parcelles  plus  petites.  Souvent 
c’est  la  main  gauche  qui  est  obligée  d’exécuter  les  mouvements 
qu'a  d'abord  faits  la  main  droite,  et  vice  versâ.  On  continue  ainsi 
jusqu’à  réduction  en  particules  presque  invisibles  à l’cpil  nu  et  en 
tenant  les  aiguilles  presque  perpendiculaires  ou  sous  l’inclinaison 
donnée  à une  plume  quand  on  écrit. 

I.e  liquide  dans  lequel  on  doit  faire  la  dilacération  maintient  les 
particules  en  suspension  et  empêche  leur  déformation.  Il  est  en 
outre  indispensable  pour  empêcher  des  bulles  d’air  de  rester  inter- 
posées entre  ces  parties  ePles  lamelles  de  verre,  ce  qui  masque  les 
éléments  anatomiques  et  gêne  ou  même  rend  impossible  l’ohservr.- 
tion.  Il  fait  de  la  préparation  un  tout  homogène  que  la  lumière  tra- 
verse plus  facilement,  sans  rencontrer  des  surfaces  libres  sur  les- 
quelles elle  se  réfléchit. 

Dans  la  grande  majorité  des  cas,  on  peut  se  servir  d'eau  pour 
préparer  ainsi  les  solides  organiques,  parce  que  la  plupart  sont  in- 
sensibles à son  action.  Elle  est  très-utile  lorsqu'il  s’agit  de  se  dé- 
barrasser des  g'obules  sanguins.  Dans  ce  ras  même,  et  lorsque  des 
éléments  insolubles  dans  un  réactif,  comme  les  fibres  élastiques, 
certains  épithéliums,  lemyoléme,  sont  masqués  par  d'autres  qui 
sont  attaquables,  tels  que  les  fibres  de  tissu  lamineux  ou  muscu- 
laire, on  se  sert  directement  d’acide  acétique  étendu  pour  y prati  ■ 
quer  la  dissociation.  Nous  avons  déjà  dit  que  lorsqu'on  prépare  des 
éléments  anatomiques  attaquables  par  l'eau , il  faut  se  servir 
d’autres  liquides,  et  nous  avons  noté  quels  sont  ceux  qu’il  faut 
choisir  (coy.  p.  274).  Four  i|uclqucs  tissus  normaux  ou  paihologi- 
qui's,  il  suffit  de  racler  avec  un  scalpel  sur  une  coupe  fraîche  de 
l'organe  pour  en  exprimer  le  suc,  ou  en  détacher  quelques  particu- 
les. Ce  procédé  peut  être  employé  pour  détacher  les  parcelles 
d'épiderme  et  d’épithélium  et  mômes  leurs  cellules,  ainsi  que  les 
ovules  de  l'ovaire  de  beaucoup  de  mammifères. 

50i.  Il  sembleaux  commençants  que  desi  petits  fragments  ne  peu- 
vent rien  montrer  de  bien  concluant,  la  dilacération  devant  rompre 
les  cellules  ou  les  fibres  qu’il  s'agit  d’observer;  mais  l'expérience 
prouve  que  ce  procédé  si  simple  montre  mieux  ces  parties  que  d'au- 
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très  moyens  plus  longs  et  plus  minutieux.  De  plus  elle  prouve  que 
les  cellules  sont  trop  petites  pour  pouvoir  subir  alors  l'action 
du  tranchant  de  l'instrunient,  et,  lors  même  que  quelques-unes 
soient  rompues,  ce  qu'on  peut  constater  parfois,  il  en  reste  tou- 
jours assez  d'entières  pour  permettre  une  étude  complète.  Quant 
aux  fibres,  leurs  extrémités,  coupées  ou  rompues,  offrent  souvent 
des  caractères  utiles  û connaître,  et  elles  sont  ordinairement  en- 
core assez  longues  pour  dépasser  la  largeur  du  champ  du  micro- 
scope, et  même  pour  qu'on  ne  puisse  en  déterminer  la  longueur. 

La  dilacération  doit  être  faite  avec  soin , comme  une  sorte 
de  dissection  minutieuse,  quand  il  s'agit  des  acini  des  glandes,  des 
corpuscules  ganglionnaires,  etc.,  qui  sont  assez  gros  pour  être  dé- 
truits par  le  raclage.  11  est  cependant  des  glandes  en  grappe,  sur- 
tout hypertrophiées  et  la  glande  thyréoïde,  dans  lesquelles  ce  der- 
nier procédé  suffit  pour  montrer  les  cuK-de-sac  ou  les  vésicules. 
Hais,  pour  la  plupart  des  glandes,  pour  les  bulbes  pileux,  il  faut, 
par  une  dissection  préalable,  isoler  l'acinns  A étudier  ou  le  bulbe, 
et  l'enlever  avec  des  ciseaux  courbes,  ou  les  observer  sur  les  coupes 
faites  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut. 

C'est  particulièrement  dans  l'exécution  des  préparations  de  ce 
genre  qu'il  faut  éviter  de  prendre  des  fragments  de  tissu  de  trop 
grandes  dimensions,  faute  ordinairement  commise  par  les  com- 
mençants. Souvent  même,  pendant  la  dissociation,  particulièrement 
quand  on  opère  sur  des  tissus  qui  se  gonllenl  au  contact  de  l'eau, 
on  est  obligé  de  repousser  une  partie  des  petits  morceaux  qu'on  a 
placé  sur  le  porte-objet  pour  achever  l'opération  en  n'utilisant  que 
la  plus  petite  partie  ainsi  réservée. 

11  faut  se  garder  de  dilacérer  à sec  les  fragments  ou  les  coupes 
des  tissus  et  de  mettre  la  goutte  du  liquide  additionnel  après  la 
dissociation  seulement.  Lorsqu'on  met  le  fragment  à dilacérer  dans 
leliquide  avant  la  dissociation,  celle-ci  parait  plus  difficile,  les  par- 
ties détachées  venant  toujours  se  replacer  à côté  des  portions  non 
dilacérées,  mais  cela  est  un  bien  moindre  inconvénient  que  celui  qui 
est  produit  par  la  dessiccation  plus  ou  moins  grande  de  l'objet  pen- 
dant qu'on  agit  sur  lui  sans  fluide.  Dans  ce  dernier  cas  les  éléments 
adhérent  à la  lame  de  verre  et,  lorsqu'on  dépose  le  liquide  addi- 
tionnel, il  mouille  difficilement  les  parties  isolées  ou  les  mouille 
incomplètement.  On  obtient  alors  des  images  très-peu  nettes,  des 
phénomènes  de  réllexion  lumineuse  qui  nuisent  beaucoup  A l'ub- 
servotion  et  qui  peuvent  même  devenir  des  causes  d'erreur. 
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Au  lieu  de  prendre  un  fragment  de  tissu,  on  peut  faire  une  coupe 
la  plus  mince  possible  de  celui-ci  et  la  dilacérer  ensuite;  c'est  le 
procédé  que  nous  suivons  de  préférence.  On  doit  généralement  dis- 
socier le  plus  possible,  mais  il  est  certains  cas  où  l'on  doit  appor- 
ter la  plus  grande  attention  en  dissociant  ; c'est  lorsqu'on  a affaire 
à des  tissus  formés  d'éléments  d'un  grand  volume  à détails  déli- 
cats et  fragiles  comme  le  sont  par  exemple  les  grosses  cellules  ner- 
veuses du  cervi'let  et  autres. 

505.  Outre  ces  moyens  de  dissociation,  il  y a ceux  qu'on  n'emploie 
généralement  qu’après  l'action  de  réactifs  et  surtout  de  l'acide  chro- 
mique  faible,  l'our  les  cellules  nerveuses  de  la  moelle  épiniére,  par 
exemple,  nous  avons  toujours  très-bien  réussi  do  la  manière  suivante  ; 
on  prend  un  fragment  de  moelle  qui  a macéré  dans  l'acide  chromi- 
que  faible  et  on  le  place  sur  la  lame  porte-objet,  en  ajoutant  une  as- 
sez grande  quantité  de  liquide  additionnel,  alors,  avec  le  plat  d'un 
scalpel  ou  un  objet  plat  quelconque,  on  frappe  doucement  sur  le 
fragment  de  tissu  ; de  cette  façon,  on  élimine  très-facilement  la  ma- 
tière granuleuse  en  enlevant  le  liquide  à l'aide  de  papier  buvard  et 
le  renouvellant  plusieurs  fois.  Un  autre  moyeu  consiste  dans  l'emploi 
du  pinceau.  Pour  cela  ou  prend  un  fragment  de  tissu  ou  une  coupe 
mince  qu'on  met  dans  une  grande  quantité  de  liquide  additionnel 
et  on  place  le  pinceau  perpendiculairement  à l'objet,  puis  ou  frappe 
sur  celui-ci  en  exécutant  des  mouvements  précipités,  sans  être  trop 
violents. 

50G.  Nous  voyons  en  résumé  que  les  objets  quels  qu’ils  soient,  pour 
être  soumis  à l'examen  microscopique,  ont  besoin  de  subir  une 
préparation  variant  suivant  le  volume,  la  consistance  les  propriétés 
optiques  et  autres  de  l’objet.  Il  faut,  en  d'autres  termes,  qu’il  soit 
apte  ou  rendu  apte  à être  placé  sur  la  lame  porte-objet  et  recouvert 
d'une  lamelle  mince  pour  être  ensuite  porté  sur  la  platine  et  mis  au 
foyer  de  l'objectif. 

Certaines  manœuvres  de  la  préparation  sont  communes  à celle 
de  tous  les  corps  et  nous  citerons  en  premier  lieu  la  fixation 
de  ce  dernier,  d'une  façon  quelconque  et  la  mobilité  de  l’appareil 
sur  lequel  il  est  fixé.  Mais,  en  dehors  des  points  communs  à toutes 
les  préparations  microscopiques,  on  peut  donner  une  idée  d’ensem- 
ble du  modus  faciendi  de  celle-ci  de  la  manière  suivante  : 

A.  Préparations  extemporanées;  1°  à sec;  2°  avec  liquide  addi- 
tionnel. 

B.  Préparations  non  extemporanées  ; 1°  à sec  ; 2°  avec  isolement 
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des  parties  à l'état  frais;  3°  avec  ou  sans  isolement  des  parties  après 
durcissement  de  l'objet. 

ART.  V.  — DE  l'isolement  DES  ÉLÉMENTS  ANATOMIQUES 
PAR  INFILTRATION  IITDROTOMIQUE. 

507.  Parmi  les  moyens  qui  peuvent  être  employés  pour  arriver  à 
voir  exactement  à la  fois  ce  que  sont  les  éléments  anatomiques  et 
quel  est  leur  arrangement  réciproque,  il  faut  noter  spécialement  les 
dispositions  naturelles  et  les  procédés  artificiels  qui  tiennent  ces 
parties  écartées  les  unes  des  autres,  tout  en  conservant  leurs  rap- 
ports essentiels. 

Le  type  des  dispositions  naturelles  de  ce  genre  sq  rencontre  dans 
le  tissu  de  plusieurs  organes  des  acalèphes  dont  les  libres  et  les 
cellules  sont  tenues  écartées  par  une  assez  grande  quantité  de  ma- 
tière amorphe  hyaline.  Les  coupes  pratiquées  à l'aide  d'un  rasoir 
ou  de  ciseaux  permettent  d'observer  les  parties  élémentaires  dans 
leurs  rapports  naturels  et  de  bien  voir  leurs  caractères  individuels, 
sans  dilacération  et  sans  autre  isolement  que  celui  qui  résulte  de 
l'interposition  de  la  matière  amorphe  transparente  qui  les  tient  à la 
. fois  réunis  et  écartés. 

Il  est  d'autres  invertébrés  encore  chez  lesquels  des  particularités 
de  texture  de  cet  ordre  peuvent  être  mises  à profil  d’une  manière 
analogue  pour  l'étude  des  éléments  qui  les  composent  et  de  l'ar- 
rangement réciproque  de  ceux-ci.  11  en  est  encore  de  même  sur  un 
certain  nombre  de  vertébrés,  ainsi  que  je  l'ai  signalé  depuis  long- 
temps é propos  du  tissu  connectif  ou  lainineux  du  rostre  des  pois- 
soins  cartilagineux  (Annales  des  sciences  naturelles,  Paris,  1847, 
iii-8,  t.  VII,  p.  279),  de  celui  des  embryons  de  poissons,  de  batra- 
ciens et  de  reptiles. 

Là  et  dans  les  tissus  pathologiques  aux  éléments  anatomiques  fi- 
gurés desquels  l'interposition  d'une  substance  amorphe  hyaline 
donne  l'état  dit  colloïde  les  coupes  du  tissu  frais  pratiquées  au  rasoir 
ou  à l'aide  des  ciseaux  courbes,  peuvent  permettre  de  faire  les 
mômes  observations.  Souvent  elles  montrent  non-seulement  les  di- 
vers éléments  nucléaires,  cellulaires  et  fibreux  du  tissu,  mais  en- 
core les  capillaires,  remplis  ou  non  de  globules  sanguins,  les 
leucocytes  inclus  dans  cette  matière  amorphe,  etc.  Elles  permettent 
de  bien  voir  les  rapports  des  uns  avec  les  autres,  des  noyaux  et 
des  cellules,  par  exemple,  avec  les  fibres  au  milieu  des  mailles 
que  circonscrivent  celles-ci. 
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508.  On  peutobtenir  artiliciellement  un  isolement  analogue  des  fi- 
bres et  des  vaisse&ux  du  tissu  lamineus.qui  permet  d’enbien  voir  la 
structure, à l'aide  de  ï'hydrolomie.  (Lacauchie.)  On  sait  que  ce  procédé 
consiste  à injecter  de  l'eau  dans  les  vaisseaux  dos  animaux  verté- 
brés jusqu'à  ce  que  le  liquide,  traversant,  par  exemple,  les  parois 
des  capillaires  et  s’interposant  aux  éléments  anatomiques,  les  écarte 
en  rendant  le  tissu  transparent  et  rénitcnt. 

Les  petits  organes  formés  d’éléments  anatomiques  opaques, 
comme  les  lobules  adipeux,  les  filets  nerveux,  ou  trés-cobérents  et 
ne  se  laissant  pas  écarter  par  l'eau,  comme  les  faisceaux  des  tissus 
élastiques  et  fibreux,  comme  les  petites  glandes  ou  les  acinides 
glandes  composées  deviennent  alois  évidents  au  sein  du  tissu  trans- 
parent. Il  est  possible  ensuite  de  faire  des  coupesde  ce  dernier  avec 
des  ciseaux,  etc.,  ou  de  prendre  isolément  les  petits  organes  dont 
il  vient  d'étre  question  et  que  le  gonflement  du  tissu  lamineiix  d’in- 
terposition écarte  les  uns  des  autres. 

Dans  ces  dernières  circonstances  et  pour  étudier  aussi  les  diver- 
ses variétés  que  présente  la  texture  des  tissus  lamineux,  muscu- 
laires de  la  vie.  végétative,  etc.,  il  faut  injecler  ainsi  jusqu'à  pro- 
duction de  l'cedéme  une  solulion  de  gélatine  au  lieu  d'eau.  Lors- 
qu'aprés  son  infiltration  la  gélatine  s'est  solidifiée,  elle  permet  de 
faire  des  coupes  à l'aide  du  rasoir  et  des  ciseaux  qu'on  place  dans 
l'eau  ou  dans  la  gélatine  glycérinée  dont  il  sera  question  plus  loin. 
Les  préparations  ainsi  faites  laissent  bien  voir  la  situation  relative 
des  éléments  dans  les  tissus  lamineux,  glandulaires,  musculai- 
res, etc.,  que  l'on  a ainsi  amené  à l'état  colldide  à l'aide  d'une  sub- 
stance translucide  qui  ne  s’écoulant  pas  comme  l'eau  maintient  l’é- 
cartement des  parties.  Elles  laissent  aussi  conslater  mieux  que  les 
autres  moyens  quelle  est  la  proportion  des  éléments  anatomiques 
accessoires  par  rapport  aux  éléments  fondamentaux  isolés  les  uns 
des  autres  par  le  procédé  ci-dessus. 

ART.  VI.  — PRÉPARATION  DKS  ORJETS  A l’ÉTAT  SEC  *. 

509.  Les  procédés  que  réclament  les  préparations  d’objets  secs  exi- 
gent plutôtdii  soin  et  de  la  patience  qu’une  grandehabileté,  et  toute 
personne  qui  voudra  s’en  occuper  avec  un  peu  d’assiduité  parvien- 
dra aisément  à de  bons  résultats. 

Les  objets  seuls  qui  peuvent  se  trouver  altérés  parla  présence 

' l’ar  MM.  Grandry  (de  Liège)  et  Ch  Robin. 
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des  liquides  devront  être  conservés  à l'état  sec  ; on  sait  qu’ils  sont 
pou  nombreux.  La  première  mélliode  employée  consistait  à main- 
leuir  l'objet  dans  une  fiche  d’ivoire  ou  autre  substance  entre  deux 
petites  rondelles  de  mica  ; mais  ce  moyen  ne  mettant  pas  les 
objets  complètement  à l'abri  de  l'air,  a dû  être  rejeté  ; du  reste, 
l’emploi  du  mira  présentait  de  grands  inconvénients,  car  non- 
seulement  cette  substance  est  très-fragile,  mais  encore  plus  ou 
moins  couverte  de  raies  dont  le  nombre  s'augmente  par  le  frotte- 
ment. 

Pour  les  corps  d’une  certaine  épaisseur,  on  collait  sur  le  porte- 
objet  une  bande  de  papier  ou  d’étain  plus  ou  moins  forte,  au 
centre  de  laquelle  on  ménageait  une  ouvhrturc  appropriée.  Celle 
ouverture  se  pratique  à l’aide  d'un  emporte-pièce;  on  doit  donc  en 
avoir  de  différents  diamètres  si  on  use  de  ce  procédé,  aujourd’hui 
peu  employé.  La  petite  cavité  formée  par  l'épaisseur  du  papier  en 
contact  avec  le  porte-objet  forme  4a  cellule  destinée  à recevoir  l'ob- 
jet. Pour  clore  ce  réservoir,  il  suffit  de  superposer  une  lamelle 
mince  que  l’on  maintient  en  la  lutant  à l'aide  des  moyens  indiqués 
aux  cbap.  V et  VI  de  cette  section.  Aujourd’hui  on  remplace  ces  cel- 
lules  en  papier  par  celles  dont  il  a été  question  page  251. 

blO.  Pour  coller  ce  papier,  les  étiquettes  de  ces  prépara- 
tions, etc.,  on  peut  se  servir  de  la  colle  de  M.  Jackson,  indiquée  par 
Quekett,  et  qui  est  composée  de  ; 


Gomme  adrapanJe  en  poudi'o 1 once. 

— arabique '2  — 

Sucre  blanc * 2 — 


Le  tout  est  dissous  dans  une  quantité  suffisante  d’eau. 

On  achète  chez  les  papetiers  une  colle  en  flacon,  dite  colle  blanche 
de  (laudin,  qui  remplit  très-bien  les  mêmes  usages  et  autres  analo- 
gues. 

511.  Pour  certaines  préparations  à l’état  sec,  après  avoir  déposé 
l’objet  sur  la  lame,  on  met  dans  un  petit  espace  en  rapport  avec  la  la- 
melle à recouvrir  quelques  petits  fragments  de  baume  du  Canada, 
préalablement  épaissi  ou  presque  desséché  au  bain-marie  ; on  re- 
couvre le  tout  d’une  lamelle  et  l'on  cliaulTc  légèrement  avec  la 
lampe  à alcool  ; le  baume  se  liquéfie,  et  en  appuyant  légèrement,  on 
fait  adhérer  les  lames  ensemble;  il  se  forme  delà  sorte  un  petit  cadre 
résineux  qui  sèche  promptement  et  qui  préserve  pour  toujours  l’ob- 
jet du  contact  de  l’air. 
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Pour  les  ('cailles  des  l(!'|ikloplères,  des  podurelles,  des  lépismes, 
des  poissons,  et  pour  un  grand  nombre  d’infusoires  fossiles,etc.,  elc., 
ce  moyen  est  employé  par  les  préparateurs. 

Pour  conserver  les  cristaux,  on  peut  se  servir  des  moyens  in- 
diqués ci-dessus,  mais  celui  de  Darker  est  préférable. 

Son  procédé  consiste  é prendre  deux  lames  de  glace  taillées  en 
biseau,  de  manière  à produire  par  leur  rapprocbenient  une  goût, 
tière  ([lie  l’on  peut  combler  pour  maintenir  les  lames.  Ayant  mis 
une  goutte  de  solution  saline  entre  les  deux  lames,  on  laisse  cris- 
talliser ou  l’on  active  la  cristallisation  à l'aide  de  la  chaleur  ; cela 
fait,  il  ne  reste  plus  qu'à  couler  dans  la  gouttière  l’un  des  bits  in- 
diqués dans  le  chapitre  suivant. 

La  méthode  de  Darker  est  très-bonne,  aussi  pour  conserver  à l'é- 
tat sec  des  tranches  minces  de  bois,  d’os,  des  échantillons  minéra- 
logiques, etc. 

512.  Les  préparations  à sec  peuvent  être  transparentes  ou  opa- 
ques et  on  les  place  suivant  les  cas  sur  un  fond  noir  et  no  laissant 
nullement  passer  la  lumière,  ou  sur  une  lame  transparente:  Il  est 
très-important  de  placer  les  préparations  qu'on  veut  examiner  par 
lumière  directe  ou  réfléchie  par  une  loupe  sur  un  fond  complètement 
opaque,  à cause  des  effets  produits  niéine  par  une  faible  lumière 
traversante  ; ainsi  le  tissu  osseux  sec,  dont  les  ostéoplastes  sont 
remplis  d'air  montre  ces  cavités  parfaitement  noires  et  nettement  li- 
mitées (juandil  y a absence  totale  de  lumière  traversante,  et  dans  le 
cas  inverse,  on  les  voit  grises,  mal  délimitées,  et  présentant  par 
suite  une  image  très-désagréable  à l'œil.  (Voy.  pagi's  515  à SAO.) 

CHAPITRE  IV 

I>«s  dcstUiéM  à la  oonsanrallon  des  objets  préparés 

et  de  lenr  emploi. 

51.J.  Le  sujet  traité  dans  ce  chapitre  est  très-différent,  ainsi 
qu'on  le  comprend  aisément,  de  celui  dans  lequel  il  a été  question 
des  agents  chimiques,  qui,  en  raison  de  l’action  qu’ils  exercent 
sur  tels  éléments  anatomiques  et  non  sur  tels  autres,  servent  à 
faire  distinguer  ceux-ci  de  ceux  qui  appartiennent  à quelque 
espèce  différente,  mais  pouvant  leur  ressembler  plus  ou  moins, 
quant  à la  forme,  au  volume,  etc. 
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ART.  I.  DES  TÉRÉBRRTIII.NCS. 

514.  Térébenthine  ou  baume  du  Canada.  La  substance  vendue 
dans  le  commerce  sous  ce  nom  est  la  plus  ordinairement  em- 
ployée de  toutes  celles  qui  scivent  pour  conserver  les  prépara- 
tions microscopiques. 

Mais  il  importe  de'  savoir  qu’elle  n’a  pas  la  composition  des 
bauine.<i,et  constitue  au  contraire  une  térébenthine. 

La  térébenthine  du  Canada  e.st  produite  au  Canada  par  l’i4i>ie* 
bahainea,  Miller,  qui  a de  grandes  analogies  avec  le  sapin  ar- 
genté ou  commun  {Abies  pectinata  UC.).  Elle  a été  employée  d’a- 
bord en  1832  par  New  et  Bond,  préparateurs  de  Londres,  à la 
place  de  la  térébenthine  de  Venise  dont  l’usage  avait  été  introduit 
par  Lebaillif  en  1825,  comme  moyen  de  conserver  et  de  sceller  les 
préparations. 

Elle  est  liquide,  presque  incolore,  nébuleuse,  lorsqu’elle  est  ré- 
cente, mais  tout  à fait  transparente,  si  elle  est  ancienne.  En  qua- 
rante-huit heures,  elle  se  dessèche  à l’air  si  elle  est  en  couches 
minces.  Il  faut  trois  A quatre  jours  au  moins  pour  qu’il  en  soit  ainsi 
d’une  couche  épaisse  d’un  millimètre  ou  environ.  Sa  surface  se 
dessèche  dans  les  bouteilles  incomplèlemcnt  pleines,  et  la  masse 
prend  alors  une  teinte  d’un  jaune  doré  de  plus  en  plus  foncée.  La 
chaleur,  en  chassant  son  essence  l'amène  à l’état  de  masse  rési- 
neuse de  cette  couleur.  Sou  indice  de  réfraction  est  de  1,532. 

La  térébenthine  du  Canada  est  imparfaitement  soluble  dans 
l’alcool,  mais  elle  se  dissout  bien  dans  le  clüoroforme ; son  odeur 
est  suave. 

Quand  elle  durcit  trop  dans  les  flacons  des  laboratoires,  on  la 
ramollit  avant  de  s’en  servir  à l'aide  d’un  |)eu  de  chloroforme. 

515.  l.a  térébenthine  du  sapin  (Abieg  jiertinata\)C.),  vendue  sous 
les  noms  de  térébenthine  de  Venise  et  parfois  d'Alsaee  ou  de  Stras- 
bourg, a exactement  les  mômes  propriétés  que  la  précédente,  et 
peut  être  employée  A sa  place.  C’est  la  térébenthine  dite  au  eitron 
dans  quelques  pharmacies,  en  raison  de  son  odeur.  Elle  contient 
des  traces  d’acide  succinique. 

516.  La  térébenthine  de  Bordeaux  (du  Pinus  marilima  Miller), 
qui  se  durcit  plus  vite  que  les  précédentes  n’est  pas  employée  A 
cause  de  sa  couleur. 

517.  La  térébenthine  du  Mélèze  {Larix  europœa  DC.),  ou  térében- 
thine fine  ordinaire  des  pharmacies,  dite  aussi  des  Vosges  et  de 
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Strasbourg,  vient  généralement  de  la  Suisse  ou  de  la  Savoie. 

Elle  ne  sèche  pas  à l'air,  en  sorte  que,  lorsqu'on  s'en  sert,  il  faut 
cimenter  les  préparations  comme  si  on  employait  un  liquide  pro- 
prement dit. 

518.  La  térébenthine  ou  baume  du  Canada  sert  surtout  pour  lu 
préparation  des  pièces  trés-opaques  auxquelles  on  veut  donner  de  la 
transparence.  (Voy.  aussi  pages  .’5-i5  à 316). 

Toute  coupe  ou  autre  préparation  doit,  avant  d'être  mise  dans 
la  térébenthine  du  Canada,  être  soumise  à une  dessiccation  préa- 
lable. On  peut  recourir,  à cet  effet,  à la  chaleur  d'un  bain-ma- 
rie, ou  bien  exposer  la  préparation  à l'action  desséchante  do  l'acide 
sulfurique  ou  du  chlorure  de  calcium  et  à d'autres  procédés  encore. 

(Voy  p.  328.)  11  est  des  objets  qui  peuvent  être  plongés  ensuite  pen- 
dant queli|ues  minutes  dans  l'essence  de  térébenthine.  S'il  y a de 
l'air  â l'intérieur  de  la  pièce, il  faudra  un  temps  plus  long  et  quel- 
quefois même  on  se  verra  obligé  de  chauffer. 

L’immersion  dans  le  baume  de  l'objet  dont  on  désire  assurer  la 
conservation  se  fait  ainsi  : après  avoir  bien  essuyé  le  porte-objet,  ou 
l'expose  à la  chaleur  d'une  lampe  à l'esprit-de-vin,  pour  la  chauf- 
fer modérément  et  en  évitant  avec  soin  une  température  * 

élevée.  On  prend  ensuite,  avec  la  pointe  d'une  baguette  de 
verre,  une  goutte  de  la  térébenthine  qu'on  dépose  sur  la  lame. 

Le  liquide  s’étend,  et,  dans  les  circonstances  heureuses,  forme 
une  masse  homogène,  sans  bulles  de  gaz.  S'il  en  restait  (et  il  s'en 
forme  un  nombre  con.sidérable  quand  le  baume  se  trouve  sur  une 
lame  trop  chauffée),  on  les  touche  avec  la  pointe  d'une  aiguille 
chaude  pour  les  faire  éclater,  ou  bien  on  les  attire,  à l'aide  d'une 
aiguille  froide,  jusqu'au  bord  de  la  goutte  de  baume.  Après  cela,  on 
place  dans  celui-ci  l'objet  à conserver  ; puis  on  saisit,  pour  la  se- 
conde fois,  la  tige  de  verre  garnie  de  térébenthine  pour  en  étendre 
une  couche  très-mince  sur  la  face  supérieure  de  l'objet.  En  agissant 
avec  promptitude,  ou  bien  eu  chauffant  légèrement,  on  verra  bien- 
tôt le  baume  ajouté  en  dernier  lieu  s'unir  à celui  qui  a été  placé 
d'abord  sur  le  porte-objet.  On  prend  ensuite,  à l'aide  d'une  pince, 
le  couvre-objet  qu’on  a eu  soin  de  nettoyer  ou  de  chauffer  légère- 
ment, et  on  le  laisse  tomber  sur  l’objet  recouvert  de  baume,  en  ayant 
soin  de  commencer  par  appuyer  le  bord  opposé  à celui  qui  a été 
saisi  avec  la  pince  sur  le  porte-objet.  On  abaissera  peu  à peu  la  la- 
melle qui  avait  au  commencement  une  position  inclinée,  jusqu’à 
ce  qu’elle  couvre  le  tout  horizontalement.  On  peut  encore  â ce  nio- 
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ment  chasser  quelques  bulles  do  gaz  isolées  au  delà  des  bords  de  la 
lamelle,  en  soulevant  avec  précaution  un  côté  de  celle-ci,  pourvu, 
toutefois,  que  l’objet  introduit  dans  le  baume  soit  capable  de  sup- 
porter une  certaine  pression.  Arrivé  à ce  point,  on  examine  la  pré- 
paration à l’aide  d’un  gro.ssissement  faible.  Si  on  découvre  encore 
quelques  bulles  tle  gaz,  ce  qu’on  aura  de  mieux  à faire  sera  de  placer 
l’objet  couvert  d’une  cloche  sur  un  support  chauffé,  et  de  l’y  lais- 
ser pendant  des  heures  entières;  on  doime  ainsi,  en  même  temps, 
do  la  consistance  à la  térébenthine.  Ce  dernier  procédé  pourra  être 
également  employé  avec  avantage  dans  d’autres  circonstances. 
(Frey.) 

Si  la  quantité  de  térébenthine  a été  trop  grande,  on  cherche  à en 
diriger  une  partie  vers  les  bords  du  couvre-objet,  ou  bien  même 
on  la  laisse  s’écouler  au  delà.  Quand  le  baume  sera  durci,  on  en- 
lèvera le  superflu  avec  la  lame  d’un  couteau;  puis  on  nettoiera  la 
surface  du  verre  avec  un  morceau  de  linge  trempé  dans  de  l’essence 
de  térébenthine  ou  dans  de  la  benzine. 

Le  durcissement  de  la  térébenthine  enveloppant  l’objet  ne  s’o- 
père que  très-lentement  à l’intérieur.  Souvent  elle  est  dure  à la  cir- 
conférence depuis  des  jours  et  des  semaines,  tandis  qu’elle  est  en- 
core fluide  au  centre  ; une  manoeuvre  maladroite  pourrait,  dans  ce 
cas,  faire  glisser  le  couvre-objet  et  détruire  la  préparation.  C’est 
alors  qu’il  est  bon  do  fixer  ce  dernier  avec  un  ciment,  ou  avec 
deux  à trois  gouttes  de  cire  à cacheter. 

Nous  avons  dit  plus  haut  comment  il  faut  procéder  pour  empêcher 
la  térébenthine  du  Canada  de  pénétrer  dans  les  canaux  de  Havers, 
dans  les  ostéoplastes  et  leurs  canalicules  radies,  dans  les  canali- 
cules  de  l’ivoire,  etc.,  lorsqu’on  en  place  les  coupes  dans  cettesub- 
stance.  (Voy.  p.  5-45.) 

Les  précautions  dont  il  s’agit  ici  doivent  être  également  prises 
pour  la  préparation  de  ces  pièces,  lorsqu’au  lieu  de  la  térébenthine 
utilisée  comme  qu'il  vient  d’être  dit,  on  emploie  sa  solution  dans 
le  chloroforme. 

Solution  de  térébenthine  au  chloroforme. 

519.  Celle  solution  s’obtient  en  mélangeant  du  chloroforme  à 
la  térébenthine  du  Canada,  jusqu’à  ce  que  le  tout  ait  la  consistance 
d’un  sirop  épais,  ün  a ainsi  une  substance  dans  laquelle  on  peut 
conserver  les  pièces  durcies,  les  injections,  toutes  les  parties  habi- 
tuellement mises  dans  les  térébenthines.  Mais  elle  a le  grand  avan- 
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lage  de  pouvoir  être  eraployéc  A froid  et  d’Atre  bien  plus  facile  à 
manier  que  celles-ci.  11  est  bon  de  mettre  assez  de  la  solution 
sur  le  porte-objet,  pour  qu'elle  déborde  la  lamelle  mince  et  fasse 
ciment  périphérique  en  se  desséchant.  Si,  pendant  le  dessèche- 
ment, la  diminution  de  volume  est  assez  grande  pour  que  l’air 
entre  sous  la  lamelle  mince,  on  ajoute  une  ou  deux  gouttes  de 
cette  subslancÆ. 

Cette  solution  qui  pénétre  bien  les  tissus  est  très-utile  aussi  pour 
conserver  les  pièces  solides  des  articulés  et  même  les  animaux  en- 
tiers qui  sont  d’un  très-petit  volume,  qu’ils  aient  ou  non  été  préa- 
lablement conservés  dans  l’alcool.  C'est  avec  la  gélatine  glvcérinée 
dont  il  sera  question  plus  loin  et  les  mélanges  de  glycérine  avec 
l’alcool,  l'acide  acétique,  etc.,  un  des  liquides  conservateurs  les 
plus  utiles  et  qu’il  importe  le  plus  d’avoir  habituellement  sur  la 
table  de  travail. 

Ciment  à la  résine  ou  colophane  de  la  térébenthine  du  Canada. 

(Hepworth.) 

520.  Faire  sécher  au  feu  du  baume  du  Canada  pur,  jusqu’à  ce 
qu’il  soit  dur  comme  delà  glace.  On  le  dissout  ensuite  dans  du 
chloroforme  pur  ou  encore  dans  de  l'essence  de  térébenthine  recti- 
fiée. Le  chloroforme  est  préférable.  Une  solution  un  peu  épaisse  du 
baume  du  Canada  dans  le  chloroforme  donne  un  lut  meilleur  encore 
que  le  bitume  de  Judée  pour  entourer  la  lame  mince  dans  un  grand 
nombre  de  préparations.  (Lockart-Clarkes,  Rutherford,  Tuke,  etc.) 
11  s’emploie  de  la  même  manière  et  donne  un  ciment  incolore  ou 
à peu  près. 

Cette  solution  conserve  beaucoup  de  tissus.  Elle  peut  être  em- 
ployée comme  véhicule  conservateur  et  comme  ciment  tout  à la  fois. 

A l’aide  d’un  pinceau,  ou  d’une  lige  en  verre,  on  dépose,  goutte  à 
goutte,  un  peu  de  celte  solution  froide  sur  la  lame  de  verre  ; on  y 
place  l’objet  en  imbibant  les  surfaces  libres  et  on  le  couvre.  Il  s’in- 
troduit parfois,  par  suite  de  l'évaporation  du  chloroforme,  un  peu 
d’air  entre  la  bande  et  le  couvre-objet.  En  inclinant  le  porte-objet, 
on  ajoute  encore  quelques  gouttes  de  solqtion,  jusqu'à  ce  que  toute 
la  coupe  soit  bien  enveloppée. 

Emploi  des  solutions  de  lérébtnthiivs  et  de  résines. 

52 1 . Pour  conserver  dans  les  solutions  précédentes  ou  même  dans 
les  térébenthines  des  parties  molles,  gorgées  de  liquides,  on  cherchera 
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d’abord  à débarrasser  ces  préparations  de  l'eau  qu'elles  contiennent, 
en  y faisant  pénéirer  un  fluide  capable  de  former  un  mélange  avec 
elle  ; puis  ce  premier  fluide  sera  remplacé  par  un  autre,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'au  moment  où  les  matières  précédentes  pourront  les 
mouiller  et  y rester.  Les  coupes  minces  de  la  moelle  épinière, 
du  rein  ou  de  la  rate,  de  l'intestin,'  dont  les  vaisseaux  sanguins  ou 
les  vaisseaux  lymphatiques  ont  été  injectés,  celles  du  cerveau 
ou  d'une  glande  lymphatique,  etc.,  doivent  être  'privées  d’eau 
pour  éviter  les  contractions  occasionnées  par  la  dessiccation  sim- 
ple ; pour  Cela  on  placera  l'objet,  pendant  une  demi-journée  et 
même  pendant  une  journée  entière,  dans  de  l’alcool  très-fort,  ou, 
ce  qui  est  préférable,  dans  l'alcoul  absolu. 

En  sortantrobjet  de  l’alcool  absolu,  on  le  plonge  pendant  une 
demi-heure  dans  de  l'alcool  métliyiique  très-concentré  (toutefois 
celle  dernière  partie  du  procédé  n’est  pas  indispensable).  On  éli- 
mine ainsi  l’eau  qui  est  remplacée  par  l'alcool.  On  retire  la  prépa- 
ration de  l’alcool  métliyiique;  on  la  reçoit  sur  un  filtre  et  on  la  dé- 
pose dans  l’essence  de  térébenthine  au  moment  même'  de  l’évapo- 
ration. ,\u  bout  de  quelques  heures,  tout  l'alcool  métliyiique  est 
chassé  par  l’essence,  et  l'objet  se  trouve  en  état  d’être  mis  dans 
une  solution  au  chloroforme  de  baume  du  Canada.  C’est  à ce  degré, 
en  général,  qu'il  faut  sécher  toutes  les  parties  injectées  avant  de  les 
enfermer  dans  celte  solution.  On  réussit  àconserver  ainsi  beaucoup 
de  détails  histologiques,  même  l’épithélium  prismatique  et  d’autres 
cellules  fort  délicates  qu’on  peut  rendre  plus  distinctes  encore,  à 
l’aide  de  la  coloration  par  le  carmin  ou  le  bleu  d'aniline.  Toutes 
les  injections  transparentes  à la  gélatine,  s’y  conservent  bien.  Frey 
conseille  d’ajouter  une  goutte  d’acide  acétique  à l’alcool  employé 
à chasser  l’eau  des  parties  injectées  avec  le  bleu  de  Prusse. 

b2i2.  Pour  monter  les  objets  a\ec  du  baume  du  Canada,  il  est 
convenable  d'avoir  quelques  instruments  très-simples  dont  l’emploi 
évite  des  pertes  de  temps  et  de  la  peine.  Comme  source  de  chaleur, 
la  lampeàes|irit-de-vin  est  ce  qu’il  y a de  mieux,en  ce  qu'elle  est  très- 
facile  à régler  et  qu’elle  ne  donne  pas  de  fumée.  Quihid  on  a à pré- 
parer beaucoup  d’objets  à la  fois,  il  est  commode  de  se  servir  ou 
bien  d’un  bain-marie  couvert  d’une  lame  métallique  ou  bien  d’une 
plaque  de  métal  soutenue  au-dessus  de  la  lampe  à alcool,  à une 
distance  telle  que  sa  température  ne  dépasse  pas  cent  degrés. 
Frederick  .Marshalle  a fait  connaître  la  disposition  suivante, 
qui  lui  jmrait  la  plus  commode.  Un  bain-marie  en  étain  est  dis- 
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posé  de  manière  à permettre  qu’on  pose  au-dessus  un  support 
plat,  pour  recevoir  la  lame,  ou  bien  encore  qu'on  puisse  mettre  à 
l’intérieur  un  flacon  à large  ouverture  contenant  le  baume.  Lors- 
qu'on porte  le  bain  à la  température  de  100°,  ce  dernier  se  liquéfie 
gans  qu'il  se  forme  de  bulles  d'air,  et  la  lame  est  maintenue  suf- 
flsamment  chaude  pendant,  qu'on  achève  la  préparation.  Sans 
renouveler  l’eau  du  bain-marie,  on  peut  préparer  10  à 12  objets. 
En  marquant  sur  le  support  le  contour  de  la  lame  et  son  centre  on 
voit  de  suite,  à quel  endroit  du  verre  il  faut  placer  l’objet.  Four 
tenir  la  lame  de  verre,  quand  on  la  chauffe  sur  la  lampe,  ou  qu’on 
la  refroidit  ensuite  et  pour  exercer  en  même  temps  une  pression 
convenable,  sur  le  couvre-objet  on  peut  employer  un  appareil  ingé-  • 
nieux  que  M.  James  Smith  a nommé  instrument  à préparations. 

11  se  compose  d'une  lame  de  cuivre  dont  les  bords  sont  relevés 
et  sur  laquelle  peut  reposer  la  lame  de  verre.  Au  centre  de  ce 
support  est  un  orifice  circulaire  assez  grand  qui  permet  de  chauffer 
la  lame  de  verre  par-dessous,  lin  manche  sert  à soutenir  la  lame  de 
cuivre.  Sur  ce  manche  et  dans  une  direction  parallèle  est  une  tige 
de  cuivre  terminée  d’un  côté  par  un  bouton  d’ivoire  qui  vient  se 
projeter  au  centre  de  l'orifice  circulaire,  et  fixée  de  l’autre  par  une 
articulation  à une  oreille  que  porte  le  manche  de  la  lame.  Un  res- 
sort tend  à écarter  la  tige  du  manche  de  l’appareil,  mais  une  bro- 
che filetée  fixée  vers  le  milieu  du  manche  la  traverse  librement,  e( 
au  moyen  d’un  écrou,  l'on  peut  combattre  la  répulsion  exercée  par 
le  ressort,  rapprocher  autant  qu’on  veut  la  tige  du  manche  et  exer- 
cer sur  le  couvre-objet  une  pression  plus  ou  moins  énergique. 

On  peut  employer  aussi  la  pince  à lame  de  Page  dont  l’élasticité 
permet  de  serrer  convenablement  une  lame  d’une  épaisseur  ordL 
naire.  Deux  lames  de  bois  serrent  la  lame  de  verre,  et,  au  moyen 
d’un  pied  recourbé  en  cuivre,  l’appareil  repose  sur  la  table  et 
maintient  en  l’air  la  lame  de  verre  chauffée.  Cet  instrument  est 
particulièrement  avantageux  quand  le  baume  doit  être  déposé  sur 
la  lame,  et  s’y  solidifier  pour  y fixer  des  corps  dont  on  veut  faire 
des  sections  très-fines. 

Outre  une  paire  de  pinces  d’acier  à pointes  fines  pour  tenir  l’objet 
que  l’on  veut  préparer,  il  faut  en  avoir  une  autre  paire  plus  commune 
pour  tenir  le  verre  à couvrir,  car  elle  peut  être  enduite  de  baume.  Il 
est  indispensable  d’avoir  une  paire  de  fortes  aiguilles  emmanchées 
pour  manier  les  objets  et  pour  faire  disparaitre  les  bulles  d’air. 

Lorsqu’on  veut  fixer  les  verres  à couvrir,  et  qu’oii  n’a  pas  lesins- 

C.  lions  — MicroMopt.  2t 
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truments  décrits  plus  haut,  si  l'élasticité  du  baume  qui  se  refroidit 
ou  de  l'objet  y font  quelque  obstacle,  on  peut  employer  avantageu- 
sement les  ressorts  que  fournissent  les  constructeurs  et  les  prépa- 
rateurs. Si  la  pression  n'est  pas  suflisante,  on  peut  avoir  recours 
à une  petite  presse.  11  faut  avoir  bien  soin  de  faire  en  sorte  que  tous 
ces  objets  ne  retiennent  pas  de  baume,  car  autrement  les  verres  à 
couvrir  et  les  lames  se  tacheraient.  Le  moyen  le  plus  commode  pour 
nettoyer  les  aiguilles  est  de  les  chauffer  au  rouge  à la  lampe, 
car  peu  importe  qu'elles  conservent  on  non  leur  trempe,  le  baume 
se  carbonise  et  on  peut  alors  facilement  l’enlever.  Les  pinces  de 
bois  ou  de  métal  doivent  être  nettoyées  avec  de  l’essence  de  léré- 
' benthine  ou  [de  l’alcool  méthylique.  (Carpenter,  The  Microscope. 
London,  1808;  in-12,  g 154.)  i- 

ART.  II.  — UES  MÉLANGES  GLTCÉRIMÉS. 

525.  Nous  avons  déjà  dit  que  la  glycérine  mélangée  à divers  au- 
tres agents  est  le  liquide  le  plus  employé  pour  la  conservation  des 
coupes  microscopiques.  Lllcsert  moins  souvent  peut-être  pour  con- 
server les  tissus  durs  que  la  térébenthine  du  Canada,  mais  elle  est 
d’un  emploi  plus  facile  et  peut  remplacer  celle-ci  pour  la  conserva- 
tion, de  toutes  les  parties  cornées,  chiliiieuses  (voy.  p.  280  à 281), 
siliceuses,  de  beaucoup  d'articulés,  d'annélides,  de  vers,  etc. 

C'est  par  conséquent  un  des  agents  conservateurs  les  plus  em- 
ployés. 11  ne  faut  toutefois  pas  omettre  de  signaler  qu'employée  pure 
pour  conserver  des  tissus  mous,  non  préalablement  durcis,  et  des 
articulés  microscopiques,  elle  donne  au  bout  de  quelques  mois 
un  ton  jaunâtre,  foncé  aux  parties  molles,  qui  ne  permet  plus  de 
distinguer  les  détails  de  structure  intérieure  et  qui  fait  qu’à  cet 
égard  les  préparations  finissent  par  être  totalement  perdues. 

Si  on  désire  conserver  longtemps  les  objets,  il  est  indispensable 
que  la  glycérine  soit  neutre,  dépourvue  d'eau  autant  que  possible, 
et  ne  contenant  point  de  sels  de  plomb.  Sans  mélange,  la  glycérine 
donne  aux  coupes  une  transparence  qui  parfois  devient  trop  forte 
au  bout  de  quelque  temps.  C’est  pourquoi  il  faut  ordinairement 
lui  ajouter  environ  partie  égale  (plus  ou  moins,  suivant  les 
circonstances)  d’eau  distillée  ou  camphrée.  On  peut  placer,  pendant 
quelques  jours,  les  objets  destinés  à la  conservation  dans  un  petit 
vase  contenant  de  la  glycérine  pure  ou  un  mélange  de  glycérine  et- 
d’eau,  pour  les  laver,  les  rappropriér;  cette  opération  fait  aussi 
connaiire  le  degré  de  transparence  obtenu.  (Frey.) 
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On  enfermera  ensuite  l’objet,  en  suivant  les  procédés  habituels. 
En  se  servant  de  glycérine  qui  ne  s’évapore  pas,  il  n’csl  nulle- 
ment nécessaire  de  se  hâter  de  cimenter  le  couvre-objet. 

Dans  beaucoup  de  cas,  il  est  utile  d'ajouter  deux  à quatre  gouttes 
d’acide  acétique  ou  chlorhydrique  par  60  grammes  de  glycérine.  Les 
objets  injectés  au  carmin  ou  au  bleu  de  Prusse  exigent  cette  addi- 
tion, »i  on  veut  éviter  que  ces  couleurs  ne  pâlissent  ou  ne  dispa- 
raissent tout  à fait. 


Glycérine  gélatinée, 

524.  Il  est  différentes  préparations  de  gélatine  qui  rx>nstituent 
de  très-bons  moyens  de  conservation  des  tissus  végétaux  et  animaux. 
Ainsi  on  obtient  une  substance  qui  sert  à la  fois  de  lut  et  de  matière 
conservatrice  en  mélangeant  une  solution  chaude  de  colle  de  poisson 
ou  ichthyocolle  dans  aussi  peu  d’eau  que  possible  à un  volume  égal 
de  glycérine  ou  à peu  près  (de  6 à 8 parties  de  cette  solution  con- 
centrée pour  8 parties  de  glycérine  d’après  Roudanowski).  On  a delà 
sorte  une  gelée  qu’on  liquéfie  à une  légère  chaleur  ; on  la  verse  goutte 
à goutte  sur  la  préparation  quelle  qu’elle  soit,  ou  on  met  l’objet  à 
observer  ou  à conserver  directement  dans  ce  liquide,  si  on  a fondu 
la  gelée  sur  le  porte-objet.  On  place  ensuite  la  lamelle  mince.  La 
gelée  devient  assez  solide  par  le  refroidissement  pour  n’exiger  au- 
cune autre  occlusion  par  un  ciment.  Tous  les  tissus  animaux  se 
conservent  très-bien  dans  cette  matière.  Elle  est  très-utile  en  par- 
ticulier pour  conserver  les  coupes  de  tissus  injectés. 

Les  préparations  du  tissu  nerveux  non  colorées  parla  teinturede 
carmin  ou  de  cochenille  y deviennent,  au  bout  de  quelques  mois, 
trop  diaphanes  ; aussi  faut-il  les  colorer  ainsi  avant  de  les  mettre 
dans  ce  milieu.  (Roudanowski,  Journal  d'anatomie  et  de  physiologie. 
Paris,  1865,  in-8”,  p.  227.) 

525.  Comme  liquide  conservateur  d’un  grand  nombre  de  tissus  ani- 
maux et  végétaux  et  de  produits  en  dérivant,  on  peut  employer  le 
liquide  gélaliné  de  Deane  composé  de  30  grammes  de  gélatine  ou 
d'ichthyocolle  dissous  à chaud  dans60à  120  grammes  d’eau  distillée, 
liquide  auquel  on  ajoute  120  grammes  de  glycérine,  oU,  en  d’autres 
termes,  1 partie  de  gélatine  pour  3 d’eau  environ  et  4 de  glycérine. 

Beale  préconise  Un  mélange  de  glycérine  et  de  gélatine;  Farranls 
un  mélange  de  glycérine,  de  gomme  arabique  et  d’acide  arsénieux 
à parties  égales. 

M;  Gh,  Legros  prépare  ainsi  qu'il  suit  Uil  mélange  de  ce  genre 
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pour  mon  laboratoire.  Il  fait  d’abord  une  solution  concentrée  de  gé- 
latine (1  partie  de  gélatine  pour  2 partiesd’eau  distillée),  puis  une 
solution  s.aturée  d'acide  arsénieux. 

Alors  àune  température  de  55“  environ  il  mélange  à parties  éga- 
les la  solution  de  gélatine,  la  solution  d'acide  arsénieux  et  la  gly- 
cérine pure.  11  ajoute  quelques  gouttes  d'une  solution  d’acide  phé- 
nique  et  passe  à travers  une  flanelle.  Ce  composé  se  solidité  en 
une  gelée  transparente  qui  se  liquéfie  à une  faible  chaleur  et  s'em- 
ploie comme  la  gélatine  glycérinée,  dont  il  vient  d’être  question 
(p.  570).  11  est  bon  de  cimenter  les  préparations  ainsi  faites  pour 
empêcher  le  glissement  du  couvre-objet,  etc. 

Depuis  plus  de  deux  ans,  M.  Legros  conserve  des  tissus  embryon- 
naires, dans  ce  mélange  que  l’on  peut  employer  non-seulement  pour 
les  préparations  microscopiques,  mais  pour  la  conservation  des 
embryons,  des  ovules,  de  tous  les  tissus  délicats  des  vertébrés  et 
des  invertébrés,  des  llelmintes,  des  fragments  de  tumeurs,  etc. 
C’est  un  des  agents  conservateurs  qu’il  importe  le  plus  d’avoir  à 
demeure  sur  la  table  de  travail. 

Glycérine  gommée  ou  alcoolisée. 

526.  Le  mélange  de  gomme  et  de  glycérine  forme  un  liquide  d’un 
emploi  facile  et  excellent  pour  conserver  des  animaux  microsco- 
piques ou  leurs  parties  et  surtout  la  plupart  des  tissuset  des  organes 
provenant  des  plantes,  ainsi  que  les  infusoires  végétaux. 

Les  meilleures  proportions  sont  2 parties  de  solution  épaisse  de 
gomme  auxquelles  on  ajoute  à peu  prés  le  même  volume  d’eau  et 
1 partie  de  glycérine. 

En  faisant  un  mélange  analogue  dans  lequel  on  met  2 parties 
d’alcool  au  lieu  de  2 parties  de  gomme,  on  a un  liquide  qui  con- 
serve, non-seulement  les  tissus  végétaux,  mais  leur  matière  colo- 
rante verte. 

Quant  aux  fluides  mentionnés  ci-après,  ils  ne  sont  pas  aussi  ha- 
bituellement employés  que  les  précédents;  plusieurs  meme  ne  le 
sont  que  très-exceptionnellement. 

Glycérine  et  acide  chromique  ou  bichromate  de  potasse. 

527.  Los  solutions  d’acide  chromique  et  de  bichromate  de  po- 
tasse, même  trés-faibles,  fournissent  de  bonnes  liqueurs  conserva- 
trices en  y ajoutant  de  la  glycérine  suivant  les  circonstances.  Le 
mélange  de  1 partie  do  glycérine  et  de  1 partie  du  liquide  do  Müller, 
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(v.  p.  304),  parait  être  d’un  excellent  usage.  Ce  liquide,  même 
pur,  est  très-propre  à la  conservation  des  tissus  d'une  grandedéli- 
catesse;  on  y garde  intactes,  par  exemple,  pendant  des  mois 
entiers,  des  cellules  épithéliales  à cjls  vibratiles  (Frey),  des  tissus 
embiyonnairos  et  quelques  organes  des  invertébrés. 

Liquides  glycérines  d'Ordohes. 

528.  OrdoneZ'B  publié,  dans  le  (luide  de  l'étudiant  micrographe 
de  Ch.  Chevalier  (1865),  les  formules  suivantes  des  liquides  qu’il 
employait  et  dont  j’ai  constaté  les  qualités  conservatrices,  tant  par 
l’emploi  que  j'en  ai  fait  que  sur  les  pièces  de  sa  collection. 

1"  liquide. 


Glycérine  blanche 25  grammes. 

Bau  distillée.  tO  — 

Tannin  en  poudre  cristalline 5U  céntigr. 

Fi  lires. 


Ce  liquide  est  très-utile  pour  les  préparations  de  la  peau  ou  des 
glandes.  Au  bout  d’un  certain  temps,  les  éléments  anatomiques 
prennent  une  coloration  marron  plus  ou  moins  foncée;  mais  cette 
circonstance,  loind’élre  un  inconvénient,  facilite  l’étude  des  divers 
détails. 

2"  liquide. 

1 Glycérine  pure ■’i  grammes. 

Eau  distillée 15  — 

Eau  camphrée 5 — 

Acide  acétique 5 gouttes. 

Filtrez  et  conservez  dans  des  flacons  bien  bouchés. 


Ce  liquide  est  très-bon  pour  les  préparations  de  cartilages  , de  la 
peau,  des  nerfs,  des  entozoaires,  etc. 


3"  liquide. 


Eau  distillée 15  grammes. 

Alcool  rectifié  créosoté 1 — 

Eau  de  chaux 1 — 

Glycérine  pure 5 — 

Eau  camphrée 15  — 

Filtrez.  * 


Avec  ce  liquide,  on  peut  préparer  le  tissu  fibreux,  les  muscles, 
les  capillaires. 


4*  liquide. 

Fau  distillée 

Glycérine 

Alcool  rectifié 

Solution  de  bicblorure  de  mercure 
au  lu* 

Filtrez. 


25  grammes. 
1 — 

1 — 

10  gouttes. 
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Avec  ce  liquide,  on  peut  préparer  la  plupart  des  tissus, 
les  glandes,  les  nerfs,  etc.  Il  sert  aussi  pour  les  produits  patholo- 
giques. 

5*  liquide. 

Eau  distillée.  ...  T 20  grammes. 

Acétate  d'alumine 1 — 

Filtrer. 

Pour  la  conservation  des  coupes  des  tissus  colorés  par  la  solution 
de  carmin  et  pour  les  algues  colorées. 


6*  liquide. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Acide  arsénieux 5 centigr. 

Faites  bouillir  et  filtrez.  Ajoutez  ; 

Eau  distillée  légèrement  camphrée..  . 50  grammes. 


Pour  la  préparation  de  la  plupart  des  tissus. 

7*  liquide. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Alcool  créosoté 1 — 

Filtrez. 

Pour  les  préparations  du  tissu  musculaire  pour  les  tendons, 
les  cartilages. 

8*  liquide. 

Eau  distillée 20  grammes. 

Chlorure  de  sodium 5 centigr. 

Eau  cainpbréo •.  . . . 1 gramme. 

Filtrez. 

Pour  la  préparation  des  épithéliums,  des  cellules  nerveuses. 


9*  liquide. 

Eau  distillée 25  grammes. 

Glycérine t — 

Solution  aqueuse  d'acide  chromique.  t — 

Eau  camphrée S — 

Filtrez. 


Pour  la  conservation  des  éléments  nerveux,  des  spermatozoïdes, 
des  cellules  à cils  vibratiles,  pour  les  tissus  mous  des  inver- 
tébrés. 


ART.  m.  — LIQCIDES  ALCOOLIQUES. 

Alcool  créoMlé. 

529.  Thwaites  a indiqué  la  composition  d'un  liquide  qui  peut 
conserver  parfaitement  les  algues,  en  laissant  intacte  leur  matière 
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colorante  ou  endochrome.Ce  liquide  peut  aussi  être  employé  pour 
les  autres  préparations  végétales  et  pour  quelques  tissus  animaux. 
Sa  composition  est  la  suivante  : 

On  prend  1<i  grammes  d'eau  distillée,  à laquelle  on  ajoute  1 
gramme  d'alcool,  et  l'on  sature  ensuite  ce  liquide  avec  la  créo- 
sote. On  agite  et  on  laisse  reposer  quelques  jours. 

La  solution  terminée,  on  filtre  au  papier,  ou,  comme  l'indique 
Thwaites,  à travers  de  la  craie  lévigée. 

Alcool  méthylique  et  créosote  de  üeale. 

530.  Ce  mélange  est  composé  de  : 

Créosote 2 grammes. 

Atcoot  méthylique 180  — 

Eau  distith''o 2,000  — 

Craie Quantité  suflisante. 

On  mêle  d'abord  l’alcool  méthylique  à la  créosote  ; ensuite  on 
ajoute  la  quantité  de  craie  nécessaire  pour  former  une  pâte  épaisse 
et  molle.  Cette  masse,  placée  dans  un  mortier,  arrosée  d’eau  en 
petite  quantité,  au  commencement,  et  longuement  broyée,  se  trou- 
vera enfin  unie  au  volume  d’eau  ci-dessus  indiqué.  Après  y avoir 
ajouté  quelques  petits  morceaux  de  camphre,  on  laisse  reposer  le 
tout  pendant  quinze  ou  vingt  jours  dans  un  vase  légèrement  cou- 
vert. On  remuera  de  temps  en  temps  ce  mélange;  ensuite  on 
le  filtre  et  on  le  garde  dans  une  bouteille  hermétiquement 
bouchée. 

Fluide  de  Toi>ping. 

531.  Topping  conseille  de  se  servir  de  1 partie  d’alcool  absolu  sur 
5 parties  d’eau.  Pour  ménager  des  couleurs  délicates,  il  dissout  1 
partie  d'acétate  d'alumine  dans  i parties  d’eau  distillée.  Ce  dernier 
mélange,  additionné  d’une  partie  égale  de  glycérine  permet  de 
conserver  les  coupes  des  tissus  injectés  au  carmin. 

ART.  IV.  — LIQUIDES  SALINS. 

Chlorure  mercurique  (deuto-chlorure  de  tnerctire  ou  bichlorure  de 
mercure,  sublimé),  et  chlorure  de  sodium. 

532.  Harting  recommande  des  solutions  de  1 partie  de  sublimé 
dans  200  à 500  parties  d’eau  distillée  pour  conserver  les  globules 
de  sang.  Ceux  de  l’homme  et  des  mammifères  exigent  une  so- 
lution de  1/200'  de  sublimé;  ceux  des  oiseaux,  1/300';  ceux 
des  grenouilles,  1/400'.  Les  qualités  qu'il  trouve  à ces  solutions 
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pour  conserver  des  fragments  de  cerveau,  de  moelle  épinière 
et  la  rétine,  nons  paraissent  moins  bien  justifiées  ; par  contre,  elles 
conviennent  aux  cartilages,  aux  muscles  et  au  cristallin.  Toutes 
les  solutions  de  sublimé  ont  l’inconvénient  de  rendre  les  objets 
foncés,  moins  transparents.  (Frey.) 

Depuis  que  Queckett  a recommandé  d'y  ajouter  de  une  à plusieurs 
fois  autant  de  chlorure  de  sodium  que  de  sublimé,  on  a varié  à l’in- 
fini dans  bien  des  laboratoires  ces  solutions  souvent  données 
comme  nouvelles.  C’est  surtout  dans  ces  proportions,  depuis  long- 
temps proposées  par  Pacini  et  Goadby  qu’elles  sont  utiles. 

Liquides  de  Pacini. 

531 . Us  sont  composés  de  la  manière  suivante  : 

A.  Premiermélange, 


Sublimé 1 parlie. 

Chlorure  de  sodium . 2 parties. 

Glycérine  (25*  Baunié) 13 

Kau  distillée 113  — 


On  laisse  ce  mélange  au  repos,  au  moins  pendant  deux  mois. 
Au  bout  de  ce  temps,  on  en  prend,  pour  l’usage,  1 partiequ’oiunéle 
à 3 parties  d’eau  distillée,  et  on  filtre  au  papier. 

Les  globules  de  sang  s’y  conservent  très-bien.  D’après  Pacini,  ce 
même  liquide  conserve,  A un  égal  degré, les  nerfs,  les  ganglions,  la 
rétine, les  cellules  cancéreuses  et,  en  général,  tous  les  tissus  délicats. 

. B.  Deuxième  mélange. 


Sublimé..  1 parlie. 

Acide  acétique 2 parties. 

Glycérine  (25*  Baume*) 43  — 

Eau  distillée 215  — 


Ou  emploie  ce  deuxième  mélange  comme  le  précèdent.  11  ne 
conserve  intacts  que  les  leucocytes. 

La  remarquable  conservation  des  éléments  anatomiques  et  des 
tissus  les  plus  altérables  dans  les  liquides  de  Pacini  leur  a valu 
une  réputation  des  mieux  justifiées  qui  me  lesont  fait  préférer  à 
tous  les  autres  depuis  que  j’ai  reçu  de  cet  éminent  anatomiste  des 
préparations  qui  ne  se  sont  jamais  altérées. 

Depuis  1865,  en  effet,  je  conserve  des  globules  sanguins  entre 
deux  lames  lutées  comme  à l’ordinaire  dans  un  liquide  composé  de  : 


C.  — Sublime 1 partie. 

Clilni-ure  de  .sodium 2 parties. 

Eau.  . 20U  parties. 
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Des  cellules  du  foie  et  des  culs-de-sac  glandulaires  dans  : 


D.  — Biohlorurc  de  mercure.  ...  1 partie. 

Chlorure  de  sodium.  ...  1 {KU'tio. 

Eau 100  parties. 


Des  cellules  épithéliales  normales  et  à tous  les  degrés  de  l’alté- 
ration dite  cancéreuse,  dans  ; 


E.  — Bichlorurc  de  mercure.  ...  i partie. 

Chlorure  de  sodium 2 parties. 

Eau. 100  — 


55-i.  Liquide  de  Goadby  (lhe  conserving  liquor  des  Anglais). 

Sel  de  cuisine l‘20  grammes. 

Alun 60  — 

Sublimé 20  eentigi’ammes. 

Eau  bouillante 2 */i  litres. 

Cette  composition  n'est  pas  propre  à conserver  des  objets  mi- 
croscopiques transparents,  parce  que  la  préparation  s’assombrit  peu 
à peu,  et  devient  bientôt  hors  d’usage,  l'ar  contre,  les  pièces  injec- 
tées opaques,  provenant  d’Angleterre,  et  conservées  dans  le  liquide 
dont  il  vient  d’être  question,  ne  laissent  rien  à désirer.  (Frey.) 

Les  tissus  des  animaux  marins  se  conservent  très-bien  dans  le 
fluide  de  Goadby.  On  doit  à ce  liquide  la  conservation  des  belles 
préparations  restant  incolores  et  d’aspect  vitré , d’Acaléphes  et 
autres  Polypes,  etc.,  qu’on  admire  dans  les  musées  anglais. 

Azotate  de  chaux. 

555.  Un  gramme  de  ce  sel,  dissous  dans  5 grammes  d’eau  distillée, 
donne  une  solution  qui  conserve  fort  bien  la  fibre  musculaire.  Dans 
toutes  les  solutions,  on  doit,  autant  que  possible,  remplacer  l’eau 
simple  par  l’eau  camphrée.  (Pour  le  chlorure  de  cakium,\.  p.  509.) 

Carbonate  dépotasse. 

556.  La  solution  d’un  gramme  de  ce  sel  dans  50  grammes  d’eau 
a été  employée  pour  conserver  les  cellules  nerveuses. 

Arséniate  dépotasse. 

557.  Sa  solution  est  ainsi  composée  : 

Eau 250  grammes. 

Arséniate  de  potasse 1 — 

Cette  solution  s’emploie  comme  la  précédente. 

Silicate  de  potasse  ou  verre  soluble. 

558.  Pour  préparer  les  objets  au  silicate  de  potasse,  on  met  la 
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pièce  humectée  d’eau  sur  le  porte-objet  ; on  y laisse  tomber  une 
goutte  du  liquide  puis  on  applique  la  lamelle.  Au  bout  d’une  demi- 
heure,  le  produit  e.st  solidifié.  Le  pouvoir  réfringent  du  verre  solu- 
ble est  à peu  près  aussi  faible  que  celui  de  l’eau. 

Les  parties  cornées,  les  nerfs,  les  muscles,  le  tissu  de  la  rétine,  se 
conservent  dans  cette  substance.  Mais  en  général,  il  se  trouble  et 
perd  les  préparations  au  bout  de  quelques  semaines.  A cet  égard, 
c’est  une  mauvaise  substance  qui  n’est  indiquée  ici  que  pour  mé- 
moire. C’est  surtout  coinnic  lut  ou  ciment  qu’on  l’utilise.  On  achète 
ce  liquide  tout  préparé  chez  les  marchands  de  produits  chimiques. 


CHAPITRE  V 

Dm  lots  oa  ciments  eso^lojés  poof  sceller  Iss  prépMStioBs. 

539.  Lorsqu’un  objet  est  préparé,  recouvert  par  la  lamelle  mince 
reposant  directement  sur  celui-ci  cl  surlcliquide  qui  doitleconser- 
ver  ou  sur  une  cellule  destinée  à le  protéger,  onfixe  cette  lamelle  à 
l’aide  d'un  ciment  qui,  en  se  desséchant,  empêche  le  glissement  de 
celle-ci  et  l'évaporation  du  liquide.  Il  permet  ainsi  le  maniement 
et  la  conservation  des  prép.irations. 

Les  ciments  employés  sont  très-nombreux.  On  peut  les  préparer 
soi-méme  on  mieux  encore  en  acheter  une  provision  de  quelques 
centilitres,  chez  les  fabricants  de  produits  chimiques  ou  les  prépa- 
rateurs d’objets  microscopiques.  Ils  les  livrent  et  les  envoient  dans 
un  flacon  bas,  à large  ouverture  bouchée  au  liège.  Si,  avec  le  temps, 
ils  durcissent  trop  ou  se  desséchent,  on  les  ramollit  jusqu’à  consis- 
tance voulue  en  y ajoutant  de  l’éther,  du  chloroforme,  de  la  ben- 
zine, de  l'essence  de  térébenthine  ou  quelqu’aulre  des  liquides  ser- 
vant à les  préparer. 

1 ° Ciment  nu  bitume  ou  atphalte  de  Judée. 

.5A0.  Le  ciment  le  plus  anciennement  employé  et  qu’on  se  pro- 
cure le  plus  aisément  est  le  lut  noir,  ayant  une  consistance  cré- 
meuse. Il  se  compose  de  bitume  ou  asphalte  de  Judée  dissous  dans 
des  liquides  qui  varient  d’un  préparateur  à l’autre.  En  Angleterre 
et  en  Allemagne  il  est  désigné  sous  le  nom  de  «o/r  de  Brunswick. 

Il  faut  savoir  qu’en  demandant  de  Vasphùlte  au  lieu  de  bitume  de 
Judée,  les  marchands  donnent  parfois  une  asphalte  d’origine  quel- 
conque, non  séparée  des  matières  terreuses  qui  l’accompagnent  et 
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gc  dissolvant  mal  ou  ne  se  dissolvant  pas  dans  les  liquides  dont  il 
va  t'ire  question. 

l’Olin  préparer  ce  lut  on  introduit  dans  un  llacon  à largo  ouvei^ 
lure,  bouchant  au  liège,  le  bitume  de  Judée  en  poudre  ou  concassé. 

Sur  le  bitume,  on  verse  un  volume  à peu  près  égal  du  liquide  ; on 
laisse  digérer  un  ou  plusieurs  jours,  eu  remuant  de  temps  eu  temps 
à l’aide  d’une  baguette,  jusqu’à  ce  qu'on  ait  un  vernis  ou  sirop  très- 
épais  et  homogène. 

Comme  liquide  dissolvant,  on  recommande  les  essences  de  téré- 
benthine, do  spic  ou  aspic  [Lavandula  Spica,  DC.)  qui  bout  à 175*, 
de  mirbaneou  nitro-benzine  du  commerce;  elle  bout  à 210“.  Mais 
comme  elles  s’évaporent  lentement,  il  faut  plus  de  deux  àtroisjours 
pour  que  le  ciment  soit  assez  dur  pour  fixer  la  lame  de  verre.  On 
perd  ainsi  beaucoup  de  préparations  dans  les  dérangements  d’ob- 
jets si  fréquents  dans  les  laboratoires. 

La  benzine,  bouillant  à 86°,  est  de  beaucoup  préférable  sous  ce 
rapport;  elle  donne  un  lut  assez  dur,  au  bout  de  six  à dix  heures  en 
été,  de  vingt-quatre  heures  en  hiver,  pour  que  la  préparation  puisse 
être  mise  en  boite  après  ce  temps-là. 

Le  sulfure  de  carbone  bouillant  à A.V,  pris  comme  dissolvant, 
donne  un  ciment  devenant  dur  plus  rapidement  encore.  Seule- 
ment il  a l’inconvénient  de  se  fendiller  et  de  laisser  les  liquides  s’é- 
vaporer jusqu’à  perte  de  la  préparation.  Pour  empêcher  cet  acci- 
dent, on  peut  ajouter  au  bitume  de  la  térébenthine  de  VeMi.se  ou 
du  Canada,  dans  la  proportion  de  1 partie  de  celle-ci,  pour  6 à 10  du 
premier.  On  a ainsi  un  lut  tenace,  non  fragile  et  ne  se  fendillant  pas 
avec  le  temps  et  par  suite  ne  laissant  pas  fuir  le  liquide  de  la  prépa- 
ration, inconvénient  qui  se  présente,  si  on  ne  [^nd  que  du  bitume, 
sans  térébenthine.  — 


Sous  ce  rapport,  cotte  addition  est  toujours  utile,  même  quand  on 
prend  de  la  benzine,  de  l’essence  de  térébenthine  qui  bout  à lô6“, 
ou  ses  analogues  pour  dissolvants.  Ces  derniers  dissolvants  sont  du 
reste  préférables  au  sulfure  de  carbone  quand  il  s’agit  des  pré- 
parations que  l’on  veut  garder  en  collection.  Les  autres  dissolvants 
employés  encore  sont  les  essences  de  lavande  (Lavandula  vera,  DC.), 
qui  bout  à 210°,  de  citron  qui  bout  à 175°,  etc.  ; l’huile  de  naphle 
ou  pétrole,  bouillant  de  80°  à llo%  celle  de  schiste,  etc. 

L’habitude  fait  vile  reconnaître  quel  est  le  degré  de  viscosité  que 
doit  conserver  ce  ciment  pour  qu’il  soit  toujours  d’un  emploi  facile 
et  pour  qu’en  desséchant  il  ne  donne  pas  une  couche  tellement 


Digilized  by  Google 


S80 


CIMKNTS  NOIRS  ET  BI.ANCS. 


mince,  qu'il  faille  en  ajouter  une  seconde.  Il  est,  du  reste,  souvent 
utile  d’ajouter  ainsi  une  deuxième  et  même  une  troisième  coucjie 
à la  première,  quand  les  préparations  sont  épaisses  ou  doivent 
subir  de  fréquents  maniements. 

Ce  ciment  n’est  attaqué  que  par  l’essence  de  térébenthine,  l’é- 
ther, le  chloroforme  et  un  peu  par  les  huiles  grasses  et  pai'  l’alcool. 

Il  ne  peut  par  conséquent  pas  servir  à tenir  longtemps  bien  fixés 
les  verres  des  préparations  conservées  dans  ces  liquides. 

2“  Vernis  noir,  dit  français  ou  du  Japon. 

541.  C'est  un  vernis  é la  résine  laque  ou  au  copal  dur  de  Mada- 
gascar ou  de  Zanzibar,  etc.,  rendu  soluble  dans  l'alcool  par  oxyda- 
tion à l’air  selon  le  procédé  Durozier,  et  noirci  au  noir  de  fumée. 

On  l’achète  chez  les  marchands  de  couleurs  et  de  vernis  qui  four- 
nissent les  carrossiers  et  on  s'en  sert  comme  du  précédent.  Il  sèche 
vite  et  cimente  bien.  On  peut  le  rendre  moins  fluide  et  moins  cou- 
lant par  addition  d’une  certaine  proportion  du  précédent. 

ô“  Vernis  à la  laque. 

■542.  Il  se  compose  d’une  dissolution  de  laquedu  commerce  dans 
l’alcool.  On  le  trouve  tout  préparé  chez  les  marchands  de  vernis. 

Il  foriVie  un  bon  ciment,  se  desséchant  vite,  moins  salissant 
que  les  précédents,  mais  qui  exige  qu’on  passe  plusieurs  fois  de 
nouvelles  couches  sur  les  premières. 

4°  Ciment  ou  colle  des  doreurs  {Gold  sise  des  Anglais). 

545.  Pour  le  préparer , on  fait  bouillir,  pendant  trois  heures, 

25  parties  d'huile^  de  lin,  1 partie  de  minium  et  autant  de  terre 
d’ombre.  On  décanté  la  portion  du  liquide  qui  est  claire,  puis  on  y 
ajoute  lentement  et  peu  é peu,  partie  égale  de  céruse  et  d'ocre 
jaune  parfaitement  broyés,  en  remuant  le  mélange  sans  interrup- 
tion. On  fait  bouillir  de  nouveau,  on  décante  et  on  enferme  la  mix- 
tion dans  une  bouteille.  On  s’en  sert  avec  un  pinceau,  et,  au  bout 
de  quelques  heures,  on  peut  donner  une  nouvelle  couche.  Les  pré- 
parations où  entre  cette  mixtion  seront  laissées  au  repos  pendant 
quelque  temps  avant  d’étre  définitivement  cimentées.  (Beale,  The 
Microscope,  London,  in-8";  1868,  p.  48.)  C’est  M.  Thwaites  qui  en  a 
proposé  l’emploi. 

5°  Ciment  blanc  de  Ziegler. 

544  Ce  ciment , perfectionné  par  Meyer  de  Francfort,  a l’aspect  f 
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d'une  matière  un  peu  épaisse  ; mais  U est  facile  de  le  rendre  fluide  à 
volonté,  en  y ajoutant  de  l’essence  de  lérébenihinc,  à une  chaleur 
modérée.  L'ne  couche  très-mince,  déposée  au  pinceau,  suflit  aux 
préparations  conservées  dans  la  glycérine.  On  applique  ordinaire- 
ment une  couche  plus  épaisse,  en  forme  de  bordure,  autour  de  la 
lamelle,  bordure  qui  sert  à protéger  cette  dernière  sans  nuire  au 
bon  aspect  de  l’objet. 

Le  ciment  blanc  sèche,  en  général,  très-lentement,  aussi  est-il 
susceptible  de  s'affaisser  sousune  certaine  pression,  même  après  des 
mois  entiers.  On  se  gardera  donc  de  superposer  les  préparations 
faites  à son  aide,  et  l’on  évitera  tout  ce  qui  pourrait  déterminer  des 
adhérences.  Mais  cette  mixtion,  une  fois  solidifiée,  n’est  jamais  su- 
jette aux  gerçures,  aux  éclats,  ni  à la  formation  de  fentes  ou  de 
trous.  Au  bout  de  quelques  jours,  on  peutdéjA  enlever,  avec  la  lame 
d’un  couteau,  les  bavures  qui  se  trouvent  en  dehors  des  parties  ci- 
mentées. Quant  au  ciment  qui  se  serait  trop  étendu  sur  la  face  ex- 
térieur de  la  lamelle,  on  attendra  plusieurs  mois  avant  d’y  toucher. 
On  se  sert  de  l’essence  de  térébenthine'  pour  nettoyer  les  pinceaux 
et  les  lames  de  verre  auxquels  il  adhère.  (Frey,  le  Microscope. 
Trad.  franç.  Paris  1867,  p.  247.) 

6“  Vernis  coloré  de  Thiersch. 

545.  Quand  des  objets  ont  été  enfermés  dans  du  baume  de  Ca- 
nada pur  ou  chloroformé,  pendant  des  jours,  des  semaines  et  même 
des  mois,  on  les  entoure  d’une  bordure  de  solution  de  baume  dans 
le  chloroforme.  Plus  tard,  mais  jamais  avant  deux  ou  trois  jours,  on 
applique  une  dernière  couche.  Cette  couche  consiste  en  un  vernis 
coloréel  épais  de  gomme-laque,  indiqué  plus  haut  (g  542),  préparé  à 
l’esprit-de-vin,  chez  les  marchands  de  couleurs  et  de  drogueries.  On 
le  laisse  soigneusement  s’évaporer  jusqu’à  consistance  d’un  muci- 
lage peu  épais  ; puis  on  le  colore  en  bleu  ou  en  jaune  avec  une  so- 
lution concentrée  et  filtrée  dans  l’alcool  absolu  de  bleu  d’aniline  ou 
de  gomme-gutte.  On  ajoute,  enfin,  environ  125  centigrammes  d’huile 
de  ricin  par  30  grammes  du  mélange  ci-dessus  décrit  : on  laisse 
encore  un  peu  s’évaporer,  et  on  conserve  le  tout  dans  un  vase  par- 
faitement fermé.  Si  la  concentration  devient,  par  la  suite,  un 
peu  trop  forte,  quelques  gouttes  d’alcool  absolu  suffiront  pour  y 
remédier. 

On  étend  ce  vernis,  avec  un  pinceau,  sur  les  bordures  de  baume 
de  Canada.  Il  durcit  au  bout  de  quelques  heures,  et  clôt  d’une 
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façon  élégante  et  hermétique  les  objets  conservés  au  moyen  de 
substances  résineuses.  Les  préparations  dans  les  liquides,  entourées 
de  colle  des  doreurs  anglais,  peuvent  très-bien  subir  cette  dernière 
opération,  en  employant  le  vernis  de  gomme-laque  coloré  en  bleu. 
(Frey,  loc.  cil.,  p.  248.) 

7“  Lut  ou  ciment  à la  cire  à cacheter. 

.o46.  La  cire  à cacheter  fondue  à la  bougie  peut  être  aisément 
employée  pour  cimenter  les  lames  de  verre  des  préparations  quand 
un  n’a  pas  d'autre  matière  sous  la  main. 

Ou  l'a  aussi  utilisée  comme  le  copal , en  dissolution  dans  l'al- 
cool, l’essence  de  lavande,  etc.,  pour  former  un  vernis. 

En  résumé  le  plus  employé  des  ciments  est  le  premier  de 
cetix  qui  ont  été  décrits,  tel  que  le  vendent  les  préparateurs  et  les 
fabricant?  de  produits  chimiques,  ou  rendu  non  susceptible  de  ger- 
çure par  un  peu  de  térébenthine.  Malgré  la  couleur  noire  du  bi- 
tume de  Judée,  qui  le  rend  salissant,  c’est  le  plus  commode,  le 
reste  n'étaiit  qu’une  question  de  préparation.  Pourtant  le  ciment  à 
la  térébenthine  du  Canada  séchée  et  dissoute  dans  le  chloroforme 
(v.  p.  567)  le  remplacera  peut-être  peu  à peu. 


CHAPITRE  VI 

D«  t'appUoaUon  dea  cimaats  autour  daa  préparatioiia 
à conaerver. 

547.  Quand  une  préparation  est  faite  et  qu’on  veut  la  conserver, 
il  faut  en  fixer  le  verre  mince  ou  supérieur  sur  le  porte-objet  avec  le 
ciment  qu’on  aura  choisi,  qui  en  outre  empêche  l’écoulement  et  l’é- 
vaporation du  liquide. 

Avant  d’appliquer  celte  substance,  on  s’assurera  que  la  lamelle  est 
convenablement  placée  par  rapport  aux  objets,  ou  à l’objet  qu'elle 
recouvre  et  par  rapport  aux  bords  de  la  bande  porte-objet.  On  fera  en 
sorte  que  le  liquide  conservateur,  sans  être  trop  abondant,  s’étende 
jusqu'aux  bords  de  la  lamelle  mince;  autrement  le  bitume  glisse- 
rait entre  les  2 lames,  et  pourrait  envelopper  quelqu'un  des  corpus- 
cules qu’on  voulait  conserver. 

Si  le  liquide  conservateur  a mouillé  la  bande  porte-objet  trop 
au  delà  du  pourtour  de  la  lamelle  mince,  ou  si  la  première  est  salie, 
on  l’essuie  et  la  nettoie  avec  un  bout  de  chiffon  mouillé  d'alcool 
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pour  que  l'adhésion  du  lut  au  verre  ne  soit  pas  empêchée  par  des 
corps  gras,  de  la  glycérine,  de  l'eau  ou  autres  impuretés.  Rn  fai- 
sant cela  on  évitera  de  déranger  la  lame  supérieure  et  avec  elle  l'ob- 
jet préparé;  si  on  la  dérange,  il  faut  avant  de  placer  le  ciment,  s'as- 
surer que  la  préparation  n'est  pas  abîmée. 

Cela  fait,  on  prend  une  goutte  du  lut  et  on  l'étale  autour  de  la  la- 
melle mince,  en  faisant  en  sorte  qu’elle  empiète  sur  sa  face  supé- 
rieure, dans  une  étendue  d'un  millimètre  environ  et  davantage  si 
la  grandeur  de  l'objet  sous-jacent  à conserver  le  permet.  11  faut 
ordinairement  prendre  plusieurs  gouttes  successivement  du  lut  plus 
ou  moins  visqueux  pour  achever  l'eiitourage  du  couvrt-objet.  On 
prend  soin,  en  promenant  autour  de  celui-ci  la  goutte  qu’on  étale 
ainsi  en  longueur,  de  ne  pas  le  faire  tourner,  quand  le  corps  pré- 
paré est  de  nature  à être  altéré  par  ce  mouvement. 

Ce  sont  là  autant  de  choses  que  l’expérience  seule  peut  apprendre. 

Il  ne  faut  pas  craindre  de  mettre  la  couche  d'entourage  épaisse, 
parce  qu’en  se  désséchant  elle  s'amincit  beaucoup.  Cela  est  surtout 
nécessaire,  quand  le  corps  à conserver  est  tel  qu'il  oblige  à main- 
tenir une  couche  épaisse  de  liquide  conservateur  entre  les  deux 
lames  et  quand  des  fluides  très-volatils,  comme  l'acide  acétique,  etc., 
entrent  dans  la  composition  de  ce  dernier. 

Si,  au  bout  de  quelques  heures,  ou  de  quelques  jours  de  dessicca- 
tion, l'on  croit  la  couche  de  ciment  trop  mince,  on  en  peut  appli- 
quer une  deuxième  ou  une  troisième  couche.  C'est  là  presque  toujours 
une  bonne  précaution  à prendre,  car  les  pièces  des  préparateurs  de 
profession  qui,  pour  plus  d'élégance,  ne  mettent  qu'une  seule  couche 
bien  régulière  de  lut  s’altèrent  souvent  au  bout  de  peu  d'années, 
par  évaporation  du  liquide  conservateur,  malgré  que  le  bitume  ne 
soit  pas  fendillé. 

Quand  on  s'aperçoit  d'un  pareil  accident,  il  faut  remplacer  par  un 
liquide  conservateur  approprié  celui  qui  s'est  évaporé  et  étaler  une 
nouvelle  couche  de  ciment.  Il  en  est  de  même  si  l'on  voit  que 
celui-ci  se  fendille  ; mais  alors  il  faut  en  prendre  un  de  meilleure 
qualité  (\oy.  p.  579). 

Lorsqu'en  se  desséchant  et  revenant  sur  lui-même  le  lût  lait  fuir 
Une  ou  plusieurs  gouttes  du  liquide  conservateur  soit  sur  le  couvre» 
objet,  soit  sur  le  porte-objet,  on  les  e.ssuie  sans  écraser  la  prépara- 
tion, en  se  servant  d'un  linge  fin  ou  d'un  pinceau  mouillés  d'alcool 
et  on  place  là  une  petite  couche  de  ciment. 

Ajoutons  que,  lorsque  les  corps  conservés  tiennent  le  couvre-ob- 
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jet  Irès-écarté  du  porte-objet,  il  faut  se  ser\'ir  de  lut  moins  fluide 
qu'on  ne  le  fait  dans  d'autres  conditions.  .Autrement  il  file  en- 
tre les  2 lames  de  verre,  soit  de  suite,  soit  peu  à peu  pendant  la 
dessiccation  et  souvent  gAte  la  préparation.  On  peut  éviter  cela  en 
mcDant  un  premier  revêtement  trés-mince  qui  se  dessèche  vite  et, 
au  bout  de  quelques  heures,  on  double  celui  ci  d'un  ou  de  plu- 
sieurs autres  successivement,  (juand  on  voit  pendant  la  dessiccation 
le  ciment  se  glisser  ainsi  entre  les  lames,  vers  l’objet  à conserver, 
on  perce  le  revêtement  du  côté  opposé  à celui  où  se  produit-  cette 
introduction  ; on  place  ensuite  en  ce  point  une  goutte  de  liquide 
conservateur  et  on  la  fait  entrer  avec  précaution  en  soulevant  déli- 
catement un  peu  le  couvre-olijet  avec  la  pointe  d'une  aiguille  à 
manche,  passée  au  travers  de  la  goutte  même.  Celte  réadditioii  faite, 
on  essuie  l’excédant  du  fluide  avec  le  linge  alcoolisé  , et  on  met 
là  du  lut  en  quantité  convenable. 

On  ne  placera  les  préparations  dans  les  boites  à collections  que 
lorsque  le  ciment  employé  sera  assez  sec  pour  que  les  doigts,  en 
appuyant  un  peu  sur  lui,  n'y  impriment  plus  les  sillons  de  la  peau: 
car  autrement  on  risque  de  voir  s'établir  dos  adhérences  qui  allè- 
rent l’entourage,  s'il  vient  à rester  au  contact  de  quelque  autre 
corps. 

Pour  donner  plus  d'élégance  aux  préparations  quelques  per- 
sonnes recouvrent  la  couche  du  lut  noir  de  poudre  d’or  fixée  avec  de 
la  gomme  ou  d’une  feuille  d’or,  ou  simplement  d’un  vernis  opaque 
brun  jaune  ou  rouge,  tel  que  ceux  qu’emploient  les  doreurs  et  les 
carrossiers. 

Il  est  utile  d’écrire  quelle  est  la  nature  de  l’objet  conservé  sur 
l’une  des  extrémités  du  porte-objet,  comme  le  foni  les  préparateurs. 
Pour  cela  on  colle  une  éliquctie  gommée  sur  celte  partie.  Il  vaut 
encore  mieux  écrire  directement  sur  le  verre  avec  une  pointe  de 
bois,  de  corne  ou  de  plume  trempée  dans  la  partie  la  plus  liquide 
du  ciment,  ou,  après  avoir  délayé,  avec  une  essence  ou  de  l’alcool, 
un  peu  de  ce  dernier  ciment.  L’encre  s’étalant  et  ne  restant  pas  sur 
le  verre,  ne  doit  pas  être  employée.  On  peut  enlever  celte  inscription 
pour  la  changer,  s’il  y a erreur,  en  se  servant  d’essence  de  térében- 
thine ou  de  benzine  et  même  d’alcool,  comme  on  le  fait  pour  net- 
toyer les  verres  minces  et  autres  encroûtés  de  ciment.  On  peut  éga- 
lement tracer  cette  inscription  sur  le  verre  avec  une  pointe  de  dia- 
mant. 
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Instruments  servant  à prendre  et  à étendre  les  ciments. 

548.  Pour  prendre  les  "oulles  de  ciment  et  faire  l’entourage  on 
se  sert  d’une  allumette,  d’une  paille,  du  bout  d’une  plume  de  coq 
non  taillée,  ou  mieux  d un  petit  pinceau  é dessin,  emmanché.  Il 
faut  avoir  soin  d’enlever  à celui-ci  l’excédant  de  ciment  qu’il  garde 
lorsqu’on  cesse  de  s’en  servir,  parce  que  bientôt  ce  dernier  forme 
une  masse  qui  rend  impossible  un  nouvel  emploi  de  l’instrument. 
Iæ  même  pinceau  me  sert  depuis  plus  de  douze  ans,  parce  qu’au 
bout  do  son  manche,  j’ai  placé  un  petit  bouchon  qui  me  permet  de 
laisser  plonger  les  poils  du  pinceau  dans  de  l’essence  de  lérében- 
Ihine  tenue  au  fond  d’un  tube  étroit.  Pendant  les  jours  où  il  no 
sert  pas,  celle-ci  renouvelée  de  teiiips  à autre,  enlève  par  dissolu- 
tion le  ciment  resté  sur  le  pinceau,  qui  demeure  ainsi  toujours 
mou  et  prf’t  à servir  ; si  le  lut  n'est  pas  de  nature  à se  mêler  à l’es- 
sence de  térébenthine,  on  essuie  le  pinceau  avant  de  le  tremper  dans 
celui-là. 

Des  instruments  servant  à étaler  les  objets  préparés  avant  ou 
après  l'application  du  ciment. 

549.  11  est  des  coupes,  des  portions  de  membranes,  et  autres  ob- 
jets, qui,  plongé^  dans  le  liquide  conservateur,  tendent  à se  courber,  à 
se  plisser,  ou  qui  ne  restent  déplissés  et  convenablement  étalés 
qu’autant  qu’on  les  tient  comprimés  durant  quelques  heures  ou 
quelques  jours  avant  ou  pendant  l’application  et  la  dessiccation  du 
ciment.  Cette  opération  est  particulièrement  nécessaire  lors  de  la 
préparation  de  ccriains  annélides,  des  acariens,  des  petits  insectes, 
pour  tenir  leurs  membres  et  autres  appendices  étalés,  non  fléchis 
sous  le  corps.  La  préparation  des  trachées  de  ceux-ci,  des  appareils 
digestifs  ou  autres  des  articulés  ou  des  mollusques  de  petit  volume, 
et  de  beaucoup  d’embryons  l’exigent  également. 

Pour  cela,  il  est  bon  d’avoir  des  disques  ou  de  petits  cylindres 
de  plomb,  de  plus  en  plus  lourds  et  assez  étroits  pour  pouvoir  être 
superposés  au  couvre-objet,  sans  dépasser  ses  bords  ou  même  sans 
toucher  le  ciment,  si  on  ne  s'en  sert  qu’après  la  lutation.  On  peut 
avoir  simplement  des  poids  ordinaires  en  laiton  de  2,  5,  10  et  20 
grammes. 

On  en  pose  un  sans  choc  sur  le  couvre-objet,  en  ayant  soin  de 
ne  pas  déranger  celui-ci.  L'expérience  seule  apprend  dans  quelles 
limites  il  faut  les  choisir  plus  ou  moins  lourds. 

Romn. — Uicioscope.  25 
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On  SC  sert  aussi,  dans  le  même  but,  de  diverses  sortes  de  pinces  à 
pression  continue  qu'on  trouve  toutes  faites  chez  les  préparateurs 
d’objets  microscopiques,  ou  qu’on  fait  faire  chez  les  fabricants  de 
coutellerie  (voyez  encore  p.  309). 

Les  serres-fines  (p.  65)  et  les  âutres  sortes  de  pinces  à pres- 
sion continue  jKiuvent  servir  de  modèle  ; leurs  extrémités  doi 
vent  être  modifiées  et  disposées  en  forme  d'amieau  ou  de  boulon 
pressant  bien  d'aplomb  l'un  vers  l'autre. 


CHAPITRE  VII 


Des  boites  et  des  menbles  desttads  k conserver  et  à transporlM* 
les  iM^sralions. 


550.  Ces  objels  se  trouvent  chez  les  opticiens,  ou  surtout  chez 
les  préparateurs  et  les  marchands  de  préparations. 

Les  boîtes  sont  formées  de  deux  étagéres  en  échelle,  à dépres- 
sion ou  enlailles  également  espacées,  hautes  de  2 à i millimétrés, 
profondes  de  5 é G ; elles  sont  placées  au  même  niveau,  en  face  l’une 
de  l’autre  aux  deux  côtés  de  la  boite,  de  manière  à recevoir  les 
deux  extrémités  de  chaque  bandcou  fiche,  et  à maintenir  horizontale- 
ment la  préparation  qu’elle  porte.  La  profondeur  de  la  boite  et  de  ses 
étagéres  étant  calculée  sur  la  largeur  de  la  bande,  comme  l’écarte- 
ment de  celles-ci  sur  leur  longueur,  les  préparations  sont  fixées 
dés  que  le  couvercle  de  la  boite  est  fermé.  On  les  maintient  encore 
plus  immobiles  en  interposant  entre  le  couvercle  et  leur  bord 
un  morceau  d’étoffe,  une  bande  de  caoutchouc,  d’ouate  ou  de  pa- 
pier mou.  Ces  boites  se  font  en  carton,  en  feuilles  de  bois  minces, 
vernies,  ou  couvertes  de  papier,  ou  de  cuir  collés,  en  gulla 
percha,  etc. 

Pour  bien  des  objels,  il  est  nécessaire  que  les  préparations  puis- 
sent être  conservées  en  position  horizontale.  C’est  pour  cela  que 
la  meilleure  forme  donnée  à ces  boites  est  celle  d’un  livre,  qui  per- 
met de  les  placer  dans  la  situation  occupée  par  un  volume  sur  un 
rayon  de  bibliothèque.  L’un  des  côtés  de  la  couverture  forme  cou- 
vercle, et,  en  s’ouvrant,  montre  le  bord  des  porte-objets  horizonta- 
lement rangés  en  nombre  proportionnel  ù la  hauteur  de  la 
boite. 

Il  faut  avoir  en  outre  des  boites  plus  petites  pouvant  contenir 
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de  (juatre  à six  préparations  et  destinées  au  transport  journalier  de 
celles-ci. 

5.')l . Tout  le  monde  connaît  les  belles  collections  de  préparations 
d’objets  les  plus  variés  que  livre,  depuis  1825,  M.  Bourgogne  père  *, 
celles  qui  concernent  les  articulés  spécialement,  de  son  fils,  Charles 
Bourgogne*,  et  celles  d’objets  anatomiques  variés  de  MM.  Bour- 
gogne frères  *.  C’est  généralement  dans  des  belles  de  l’ordre  de 
celles  dont  il  vient  d'élre  question  qu’elles  sont  envoyées. 

On  fait  aussi  d’excellents  casiers  pour  le  transport  en  voyage,  et 
la  conservation  des  objets  préparés,  en  perçant  de  part  en  part 
dans  une  feuille  de  carton  d’une  grandeur  voulue , épaisse  de 
2 à 4 millimètres,  des  fenêtres  de  la  forme  et  de  la  grandeur  des 
bandes  porte-objet,  ün  colle  ce  carton  sur  un  autre  plus  mince, 
ce  qui  transforme  chaque  fenêtre  on  une  case  qui  reçoit  la  prépa- 
ration, puis  en  repliant  le  reste  de  la  feuille  de  carton  nnnee  sur  le 
casier  formé  comme  on  vient  de  le  voir,  on  fait  â celui-ci  un  cou- 
vercle. Plusieurs  casiers  ainsi  superposés  forment  un  paquet  qui 
permet  de  transporter  les  préparations  plus  facilement  que  dans 
les  boites  et  avec  autant  de  sécurité.  (Dujardin,  Observateur  au 
microscope,  1843,  p.  71.) 

552.  Les  meubles  destinés  à conserver  les  préparations  dans 
une  collection  particulière  ou  un  musée,  peuvent  être  commandés 
de  telle  ou  telle  grandeur  qu’il  est  besoin.  Us  sont  composés  d'une 
série  de  petits  tiroirs  profonds  de  5 à 6 centimètres,  superposés, 
presque  contigus,  glissant  aisément,  dans  lesquels  les  préparations 
reposent  à plat,  de  manière  à ce  que  les  étiquettes  du  plus  grand 
nombre  possible  soient  vues  aisément.  Ces  tiroirs  sont  subdivisés 
par  des  bandelettes  de  bois,  de  carton,  etc.,  en  un  certain  nombre 
de  cases  rangées  en  séries  et  de  la  grandeur  des  bandes  porte- 
objet. 

Comme  dans  les  collections  nombreuses  on  peut  avoir  be- 
soin de  conserver  des  préparations  faites  sur  des  bandes  plus 
grandes  ou  plus  petites  que  celles  dont  les.  dimensions  sont  liabi- 
tuellemcnt  adoptées,  il  vaut  mieux  ne  pas  subdiviser  le  tiroir  en  un 
nombre  donné  de  cases.  On  ne  le  partage  que  dans  un  sens,  par  des 
baguettes  carrées  dont  l'épaisseur  de  1 centimètre  ou  environ  me* 


* A Poris,  58,  rue  des  Fossés-Saint-Victor. 

* Paris,  rue  Bourtilwurp,  t‘2. 

* Paris,  rue  de  Rennes,  19. 
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sure  la  profondeur  du  tiroir.  Leur  écartement  est  indiqué  par 
la  longueur  des  porte-objets  (de  75  à 80  mUlUnètrcs);  elles  «ont 
clouées  sur  le  fond  du  tiroir  prëalablemént,  tapissé  de  velours  ou 
de  papier  velours.  Celui-ci  empêche  la  préparation  de  glisser  et 
permet  de  les  prendre  aisément.  Cette  disposition  fait  eq, outre  que, 
non  - seulement  les  préparations  ne  se  dérangent  pas  dans  le  va-et- 
vient  des  tiroirs,  mais  que,  par  suite  de  cela, -on  peut  les  placer  en 
long  ou  en  travers  selon  ce  qu'exige  la  grondeur  de  la  bande 
porte-objet.  Cette  disposition  adoptée  par  Quekett  dans  le  musée 
huntérien , à Londres,  est  moins  coûteuse  que  les  autres  et  la  meil- 
leure pour  les  collections  particulières,  comme  pour  les  musées.  On 
fait  aussi  des  boites  de  ce  genre  dont  le  fond  est  en  verre. 

Pour  ne  pas  comprimer  les  préparaticma  ) Welker  a proposé, 
en  1856,  de  coller  sur  le  porte-objet  des  baguettes  de  verre,  aussi 
longues  qu'est  large  ce  dernier,  et  larges  elles-mêmes  de  2 à 5 
millimètres.  Il  est  possible  encore  de  les  remplacer  par  des  baguettes 
semblables  en  bois  ou  en  carton.  On  peut  de  la  sorte  empiler  des 
porte-objets  et  les  ficeler  sans  comprimer  la  préparation. 


O 


CINQUIÈME  SECTION 

I 

DE  L’EMPLOI  DU  MICROSCOPE  EN  GÉNÉRAL. 

î<53.  Il  est  un  certain  nombre  de  particularités  qui  sont  com- 
munes à l'emploi  de  tous  les  microscopes  et  à tous  les  genres  de 
recherches  que  les  commençants  doivent  connaitre.  C'est  à elles 
que  cette  section  sera  particulièrement  consacrée. 

Indiquons  de  suite  qu'il  est  indifférent  de  travailler  assis  ou  debout; 
les  habitudes  de  chacun,  doivent  seules  diriger  à cet  égard  les  dis- 
positions des  tables  et  des  microscopes , etc.  Pourtant,  lorsqu'on 
doit  étudier  plusieurs  heures  de  suite,  disséquer,  dessiner  ou 
exécuter  d'autres  opérations  qui  exigent  que  l'avant-bras  ou  les 
coudes  reposent  sur  la  table  il  est  préférable  de  travailler  dans  la 
station  assise. 

Ici  encore  il  faut  remarquer  que  la  manière  d'observer  qui  fatigue 
le  moins  et  permet  de  le  faire  le  plus  longtemps  consiste  à laisser 
le  microscope  en  situation  verticale  et  à le  mettre  assez  près  du  bord 
de  la  table  pour  qu'il  soit  possible  de  regarder  dans  le  tube  en 
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baissant  un  peu  la  t6te , en  la  tenant  à peu  près  dans  la  position 
^l'cllé  prend  quand  on  lit.  La  visière  d’une  casquette , une  visière 
Verte  ou  noire  fixée  à la  tète  avec  un  cordon  en  caoutchouc  sert  d'abat- 
jour  pour  garantir  l’œil  de  l’introduction  d’autre  lumière  que  celle 
qui  traverse  le  tube.  <1 

Cette  manière  d’observer  est  beaucoup  moins  fatigante  que  celle 
à laquelle  obligent  les  microscopes  coudés  à angle  droit  qui  lais- 
sent à’ia  platine  sa  position  horizontale. 

'‘Elle  ne  l’est  pas  pins  que  l’usage  de  la  direction  plus  ou  moins 
oblique  que  l’on  peut  donner  à la  plupart  des  microscopes  actuels, 
en  France  comme  en  Angleterre , et  qu’on  n’utilise  presque  jamais 
dans  les  recherches  proprement  dites.  Dès  que  l’inclinaison  dé- 
passe, en  effet,  un  certain  degré,  on  ne  peut  plus  se  servir  d’objets 
préparés  dans  un  liquide,  les  corpuscules  glissant  entre  les  deux 
lames  dé  Verre  ainsi  que  le  fluide  et  même  le  couvre-objet , s’il 
s'agit  d’uhe  préparation  extemporanée  et  non  cimentée. 

r. 

Jt*  ■ 

> CHAPITRE  I" 

0O  c1m»Ix  d'an  mlcros<^pe  et  d«e  eoias  qn'U  exige. 

ART.  I.  — CHOIX  DO  MICROSCOPE. 

b54.  La  plupart  des  opticiens  construisent  actuellement  des  mi- 
croscopes répondant  à peu  près  é toutes  les  exigences  de  l’obser- 
vation. 

On  a vu  déjà,  à propos  de  la  partie  mécanique  de  l’instrument, 
quelles  sont  les  conditions  nécessaires  pour  qu’il  convienne  à un 
examen  facile,  aussi  peu  fatigant  que  possible  et  permette  l’emploi 
des  réactifs  ; on  peut  dire  que , pourvu  que  ces  conditions  soient 
remplies,  peu  importe  le  constructeur,  tant  que  les  observations 
n’exigent  que  l’emploi  de  grossissements  ne  dépassant  pas  300  dia- 
mètres. 

Il  n’est  pas  rare  d'entendre  dire  à quelques  personnes  qu’elles 
n’ont  confiance , en  lait  d’observations  microscopiques,  qu’en 
celles  qui  ont  été  faites  avec  des  instruments  remplissant  telles  ou 
telles  conditions  optiques,  comme  celles  de  ne  recevoir  sur  le  miroir 
que  la  lumière  qui  a traversé  une  glace  polie  dont  les  deux  faces  sont 
parallèles,  ou  qui  a été  diaphragmée  de  telle  ou  telle  manière,  ou 
qui  vient  des  nuages  et  non  de  la  lampe,  etc. 
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C’est  là  une  exagération  de  l’importance  réelle  qu’il  faut  attacher 
à tel  ou  tel  des  ordres  de  condilions  à remplir  pour  toute  obsen'a- 
tion  méthodique.  11  ne  fautpar  conséquent  pas  trop  se  laisser  impres- 
sionner par  des  louanges  exagérées  sur  la  supériorité  que  chacun  est 
disposé  à attribuer  à son  microscope  sur  les  autres,  ou  à ceux  qui 
sont  sortis  des  mains  de  tel  ou  tel  fabricant  à l'exclusion  de  tout 
autre. 

Il  y a cependant  quelquefois  des  différences  entre  des  objectifs  de 
même  force  faits  par  divers  opticiens,  sous  le  rapport  de  la  nature  de 
la  lumière,  de  la  netteté  des  contours,  etc.  Si  l’on  soupçonne  quelque 
chose  à cet  égard,  il  est  difficile  de  s'en  assurer  soi-méme,  à moins 
d’avoir  une  grande  habitude  du  microscope.  Les  test-objets  ne  peu- 
vent servir  à juger  de  la  valeur  d’un  système  optique  qu’autant 
qu’on  les  a déjà  bien  étudiés  avec  divers  objectifs,  et  qu’on  les 
examine  comparativement  avec  d’autres  jeux  d’un  pouvoir  ampli- 
fiant analogue,  à celui  du  système  dont  on  veut  vérifier  la  valeur. 

Quant  à la  largeur  du  champ  du  microscope  nous  savons  ce  qui  la 
détermine  (voy.  p.  128  à 129).  11  est  facile  de  la  mesurer  en  plaçant 
au  foyer  de  chaque  objectif,  associé  à chaque  oculaire,  le  micromè- 
tre-objectit  qui  indique  d’une  manière  précise  l’étendue  du  grand 
diamètre  de  ce  champ,  ce  qu’il  est  parfois  utile  de  connaître. 

Dans  le  choix  du  microscope  que.  l’on  désire  se  procurer,  il  faut, 
comme  on  le  voit,  s’occuper  en  premier  lieu  du  modèle  de  l’instru- 
ment qui  peut  être  adopté,  des  pouvoirs  amplifiants  ou  mieux  des 
pièces  optiques  qui  doivent  l’accompagner  et  ensuite  du  fabricant 
chez  qui  il  faut  l’acheter. 

La  nécessité  de  donner  ces  renseignements  nous  oblige  naturel- 
lement de  réunir  dos  faits  que  nous  avons  déjà  indiqués  çà  et  là 
pour  la  plupart. 

L'obligation  où  se  trouvent  la  plupart  des  observateurs  de  voya- 
ger un  jour  ou  l’autre  on  emportant  leur  microscope,  de  le  placer 
pour  travailler  sur  une  table  haute  de  72  à 78  centimètres  que  l'on 
trouve  partout,  doit  faire  adopter  les  microscopes  qui  ont  une  hau- 
teur moyenne  de  30  à 38  centimètres,  lorsqu’ils  sont  disposés  pour 
l’observation,  tels  que  ceux  que  nous  avons  représentés  jilus  haut 
(pages  158, 155,  etc.).  Sous  ce  rapport,  les  instruments  faits  sur  ces 
modèles  sont  préférables  à ceux  qui  ont  une  plus  grande  longueur, 
tels  que  le  sont  encore,  les  principaux  microscopes  des  fabricants 
anglais,  qui  exigent  ordinairement  une  table  ou  un  siège  d’une  hau- 
teur spéciale,  pour  que  le  travail  faità  leur  aide  puisse  être  facileet 
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prolongé  sans  trop  de  fatigue.  Ces  remarques  montrent  qu'il  faut 
rejeter  les  microscopes  d’un  volume  ]ilus  grand  et  d'une  forme  plus 
compliquée  encore,  longtemps  employés  avant  l’introduction  du 
modèle  de  Strauss-Durckheim.  d’où  sont  dérivées  les  formes  actuel- 
lement adoptées  (voy.  p.  140  et  141 , fig.  50,  51,  52).  Les  conditions 
de  stabilité  de  l'instrument  nécessaires  pour  que  son  emploi  suit 
facile  feront  préférer  aussi  de  beaucoup  les  modèles  précédents  à 
pied  lourd  et  solide  aux  microscopes  anciens  et  ù ceux  des  opticiens 
anglais  dont  la  support  est,  soit  un  trépied  en  laiton,  soit  une  plaque 
de  cet  alliage,  à trois  branches,  ou  circulaire  se  prêtant  trop  à des 
oscillations  ou  à un  renversement  sous  de  faibles  efforts. 

555.  Ce  sont  les  microscopes  tels  que  ceux  dits  de  grand  et  de 
moyeu  modèle  dans  le  catalogue  de  MM.  Nachet  et  fils,  et  de  la  plu- 
part des  fabricants  qui  remplissent  le  mieux  ces  conditions,  qui 
sont  réellement  importantes.  D'un  autre  côté,  ces  microscopes 
qui  sont  inusables  et  naturellement  les  plus  chers  sont  accom- 
pagnés des  objectifs  et  des  autres  parties  principales  qu’exigent 
les  recherches  scientifiques  et  les  applications  pratiques  de  tout 
ordre.  Aussi,  c'est  un  de  ceux-là  que  l’on  devra  choisir  toutes  les 
fois  que  l’on  pourra  mettre  de  400  à 000  francs  à l’achat  de  cet 
appareil. 

Dans  le  cas  contraire,  il  faut  se  procurer  l’un  des  microscopes  dit» 
de  petit  modèle  ou  d'étudiants,  soit  droits,  soit  susceptibles  de 
s'incliner  comme  ces  grands  microscopes.  Cette  dernière  disposi- 
tion entraine  une  augmentation  de  prix  de  30  à 50  francs  ; elle  n’est 
pas  indispensable  ; certaines  personnes  inéme,  et  je  suis  du  nom- 
bre, ne  la  mettent  jamais  à profit,  l’habitude  élant  plus  que  la  né- 
cessité dans  son  emploi.  Toutefois  il  est  des  observateurs  qui  tiou- 
vent  cette  inclinaison  très-commode. 

On  peut  pour  150  à 200  francs  avoir  un  microscope  suscepti- 
ble de  servir  à toutes  les  observations  courantes  physiologiques, 
médicales  et  botaniques,  c’est-à-dire  possédant  trois  oculaires  et 
trois  objectifs,  tels  que  les  n“’  i,  3 et  5 de  Nachet  donnant  des  gros- 
sissements réellement  indispensables  pour  ces  éludes. 

Pour  la  plupart  des  observations  ordinaires,  de  simples  vérifica- 
tions concernant  l’élude  delà  ebimie  et  de  l’histoire  naturelle  pro- 
prement dite,  on  peut  diminuer  le  nombre  des  objeclifs  et  des  ocu- 
laires qui  permettent  de  graduer  les  pouvoirs  amplifiants,  et  réduire 
ainsi  ce  prix  à 70  ou  80  francs. 

Rien  n’crapêche  de  sc  procurer^ ensuite  au  fur  et  à m-  sure  qu’on. 
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en  a besoin,  des  oculaires  et  des  objectifs  en  plus^grand  nombre  et 
d'un  pouvoir  amplifiant  plus  considérable. 

Il  est  même  bon  pour  les  étudiants  de  commencer  par  acheter  un 
microscope  de  petit  modèle,  pour  s’en  procurer  plus  tard  quel- 
qu’autre  de  grand  ou  de  moyen  modèle  avec  la  plupart  ou  la  tota- 
lité des  objectifs  qui  les  accompagnent  dans  les  boites  complètes,  si 
l’on  est  amené  à se  livrer  à des  recherches  scientifiques  de  tel  ou  tel 
ordre;  car  on  sait  que,  dans  ce  cas,  il  est  presque  indispensable 
d’avoir  deux  micro.scopes  sur  la  table  de  travail  pour  examiner  suc- 
cessivement le  même  objet  à des  grossissements  différents.  On  gagne 
ainsi  bien  du  temps  et  on  évite  la  fatigue  causée  par  les  remplace- 
ments fréquents  des  objectifs  les  uns  par  les  autres  sans  dépenser 
beaucoup  plus,  parce  qu’une  seule  série  d’oculaires  et  d’objectifs 
peut  servir  sur  les  deux  modèles  de  microscope,  dès  l’instant  où  ce 
sont  des  pouvoirs  amplifiants  différents  que  l'on  met  en  oeuvre.  Les 
loupes  montées  et  les  doublets  peuvent  au  besoin  remplacer  ce  mi- 
croscope ù faible  grossissement,  mais  sont  moins  commodes. 

Lorsqu’on  en  vient  à acheter  un  microscope  de  grand  ou  de  moyen 
modèle  il  faut  le  prendre  à tourbillon  ou  platine  tournante,  cette 
disposition  ayant  de  grands  avantages  lorsqu'il  s’agit  de  dessiner 
directement  ou  é la  chambre  claire  tels  ou  tels  objets,  les  animaux 
^ar  exemple,  ou  les  organes  végétaux,  de  figure  symétrique,  exi- 
geant qu’on  les  mette  en  telle  ou  telle  direction  pour  faciliter  leur 
représentation. 

Quant  aux  microscopes  à plalinc  rendue  mobile  par  des  vis  de 
rappel  pour  déplacer  l’objet  en  toutes  directions  sans  y loucher, 
quant  à ceux  dont  le  tube  est  mù  par  une  crémaillère,  ce  sont  là 
des  dispositions  véritablement  de  luxe.  Elles  augmentent  nécessai- 
rement le  prix  du  microscope.  Le  [ilus  grand  nombre  des  investiga- 
teurs de  tout  ordre  leur  préfère  l’emploi  de  la  main  ou  des  doigts 
pour  faire  exécuter  ces  mouvement  à l’aide  du  glissement  du  lube 
ou  de  la  préparalion,  alors  même  que  nul  obstacle  ne  les  empêche- 
rait d’avoir  des  instruments  ainsi  faits. 

On  donne  en  peu  de  séances  ù la  main  l’éducation  voulue  pour 
imprimer  vite  et  avec  précision  des  mouvements  grands  ou  fort 
petits  aux  objets  qu’on  observe.  Il  ne  faut  pas  plus  de  temps 
pour  cela  que  pour  s’habituer  à distinguer  et  à manier  sans  y 
regarder  l’une  et  l’autre  des  vis  amenant  tel  ou  tel  de  ces  mouve- 
ments. 

Il  ne  faut  jamais  choisir  les  microscopes  dans  lesquels  la  platine 
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pst  mobile  pour  rapprocher  ou  é'ioigner  la  préparation  derobjer.tif, 
lequel  ici  reste  immobile  dans  la  mise  au  point.  l.e  peu  de  stabilité 
que  présentent  bientôt  les  platines  de  ce  genre  est  un  grave  incon- 
vénient. I 

Toutes  les  fois  qu’un  microscope  devra  être  employé  dans  un 
laboratoire  de  recherches  ou  transporté  en  voyage  pour  des  études 
à faire  dans  diverses  stations  maritimes  ou  autres,  on  devra  le  choi- 
sir autant  que  possible  dépourvu  de  ces  complications.  Elles  n’ont 
quelque  avantage  que  pour  les  amateurs,  pour  les  microscopes  do 
musée  ou  de  salon  destinés  à observer  des  préparations  de  collec- 
tions faites  d’avance  ou  à les  montrer  aux  personnes  inhabituées  à 
l’emploi  de  cet  instrument. 

Bien  que  presque  tous  les  grands  microscopes  anglais  présentent 
ces  compléments  que  rendent  presque  nécessaire  la  longueur  con- 
sidérable sinon  exagérée  de  leur  tube,  j’ai  entendu  H.  Bennett  et 
d’autres  savants,  ses  compatriotes,  dirigeant  des  laboratoires,  in- 
diquer les  avantages  des  instruments  plus  simples  dont  nous 
avons  parlé  comparativement  A ces  derniers.  I.es  microscopes 
de  grand  et  de  moyen  modèle  de  Nachel  peuvent  du  reste  recevoir 
une  double  platine  munie  des  vis  de  rappel  et  dos  liteaux  amenant 
le  mouvement  des  préparations  en  tous  sens.  On  se  procurera  au 
moment  voulu  cette  pièce  qui  se  pose  et  s’enlève  facilement  sur  la 
platine  de  recherches  en  verre  poli,  si  on  vient  à en  avoir  besoin. 

556.  C’est  une  erreur  des  plus  notoires  que  de  dire  que  la  partie 
mécanique  d’un  microscope  doit  être  considérée  comme  chose  ac- 
cessoire et  d’une  importance  secondaire  dans  le  choix  d’un  instru- 
ment. Il  faut  au  contraire  lui  accorder,  non  pas  plus,  mais  autant 
d’attention  qu’aux  parties  optiques. 

Il  suffit  pour  être  convaincu  de  la  vérité  de  cette  assertion  d’a- 
voir été  appelé  à donner  un  avis  sur  les  causes  de  l'impossibilité 
ou  de  la  difficulté  de  travailler  avec  de  bons  objectifs,  impossi- 
bilité survenant  au  bout  d’un  an  ou  deux  sur  des  microscopes  dont 
la  vis  micrométrique,  le  haut  du  pignon,  la  colonne  du  pied,  etc., 
grippent  contre  les  pièces  sur  lesquelles  elles  doivent  glisser  à frot- 
tement doux  et  régulier;  il  suffit  aussi  de  voir  les  instruments  dont 
la  vis  micrométrique  donne  des  ressauts  ou  des  peiHes  de  temps 
pour  avoir  eu  un  ou  plusieurs  tours  itiégalement  usés,  ou  parce 
que  le  .support  du  tube  mal  vissé  est  décentré  ou  se  décentre 
à chaque  mouvement  de  la  vis  micrométrique  ; et  ainsi  des  autres 
causes  conceniant  les  vis  des  objectifs,  les  mouvements  du  mi- 
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roir,  etc.  C’esf  niêinc  parce  que,  avec  autant  de  lumière  et  de  net- 
teté, les  objectifs  de  Nacliet  offrent  pour  un  même  grossissement 
une  longueur  focale  sensiblement  supérieure  à ceux  en  grand 
nombre  que  j'ai  pu  voir,  et  parce  qu’ils  sont  toujours  associés  à une 
partie  mécanique  soignée  d’une  manière  égale  dans  toutes  les  piè- 
ces du  microscope  que  je  n'ai  pas  cessé  de  les  reconnaître  comme 
préférables  aux  autres  de  ceux  que  j’ai  essayés. 

Ce  qui  tend  seulement  à faire  considérer  ces  parties  comme  d’une 
importance  secondaire,  c’est  que  le  nombre  de  celles  qu’on  manie 
incessamment  est  monidre  que  celui  des  pièces  o]iliques  et  parce 
que  des  ouvriers  peuvent  être  chargés  de  leur  exécution. 

557.  Quant  à la  question  des  systèmes  optiques  et  des  grossisse- 
ments que  l’on  doit  songer  à eboisir  en  achetant  un  microscope,  les 
personnes  qui  ne.  se  sont  pas  encore  servi  de  cet  instrnment  devront 
savoir  d’abord  que  tout  grossissement  quelconque  dans  un  micro- 
scope résulte  de  la  condiinaison  ou  emploi  simultané  nécessaire  d’un 
objectif  avec  un  oculaire.  En  supposant  donc  qu’on  eboisisse  un 
microscope  avec  un  .seul  objectif  fort  ou  faible,  comme  l’oculaire  est 
la  pièce  optique  de  beaucoup  la  moins  chère,  il  sera  toujours  utile 
de  prendre  avec  celui-là  trois  oculaires,  dont  le  pouvoir  amplinanl 
soit  gradué  de  telle  sorte  que  le  plus  fort  double  à peu  prés  la  gran- 
deur d’une  image  vue  avec  le  plus  faible,  et  que  l'autre  ait  un  gros- 
sissement intermédiaire. 

C’est  ainsi,  par  exemple,  que<lc3  trois  oculaires  qui  font  partie  des 
microscopes  de  Nachet  le  verre  frontal  du  n“  1 grossit  environ  5 fois, 
celui  du  n°  2 grossit  7 fois  et  demie  et  celui  du  n“  5 environ  10  fois. 
D'où  résulte  qu’aprés  avoir  examiné  un  corpuscule  avec  la  combi- 
naison de  l’objectif  qu’on  a et  de  l’oculaire  1,  on  verra  celui-là  plus 
grand  du  double  en  mnplaçaut  ce  dernier  par  le  n"3.  11  est  même 
bon  de  commencer  toujours  l’examen  avec  l’oculaire  2 ou  intermé- 
diaire pour  voir  le  corps  étudié  moitié  plus  grand  ou  moitié  plus 
petit  a volonté,  en  substituant  à cet  oculaire  intermédiaire,  l’un  ou 
l’autre  des  extrêmes.  On  jieut  dire  du  reste  d’une  manière  générale, 
qu’il  est  inutile  d’avoir  plus  de  trois  oculaires  gradués,  comme  on 
vient  lie  l’indiquer  et  avec  un  vei  re  frontal  grossissant  pour  chacun 
dans  les  proportions  données  ci-dessus. 

Les  objectifs  qu’il  faut  demander  en  achetant  un  microscope 
devront  donc  être  aussi  de  grossissements  gradués  dans  les  mêmes 
proportions  approxiinalivement,  si  l’on  en  peut  avoir  plusieurs. 

Le  pouvoir  ainpiiliant  du  plus  fort  de  ceux  qu’on  choisira,  sera 
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déterminé  par  la  petitesse  des  corpuscules  que  l’on  pense  être  ap- 
pelé à étudier.  C'est  ainsi  que,  poiir  les  études  médicales  et  anato- 
miques en  général,  il  laiit  avoir  des  grossissements  s'élevant  au 
moins  jusqu’à  50Ü  diamètres  réels  ; on  obtient  ce  dernier,  par 
exemple,  avec  robjectif  n“  5 de  Nacliet  combiné  à son  oculaire 
5,  tandis  que,  en  remplaçant  celui-ci  par  le  n"  1,  on  descend  à un 
grossissement  de  250  diamètres  environ.  Nous  avons  vu  aussi  que 
les  grossissements  moindres  obtenus  avec  d’autres  objectifs  sont 
souvent  nécessaires,  et  (lue  les  objectifs  faibles  formés  de  2 len- 
tilles seulement  peuvent  donner  un  agrandissement  plus  petit  en- 
core, si  on  dévisse  la  lentille  inférieure  pour  se  servir  de  l’autre 
seule.  (Voy.,  sur  ce  sujet,  ce  que  nous  avons  dit  en  parlant  des  pro- 
priétés des  objectifs  et  des  oculaires,  page  127  et  suivantes,  et  la 
note,  p.  184.) 

Il  faut  noter  ici  que  les  microtcopes  d\ts  d'étudiants  dans  lesquels 
le  prix  se  trouve  réduit  par  la  diminution  du  nombre  des  objectifs 
et  par  l’addition,  au  corps  de  l’instrument,  d'un  seul  objectif  et  d’un 
seul  oculaire  no  conviennent  aucunement  aux  étudianis.  Us  ne  con* 
viennent  pas  aux  étudiants  en  médecine  du  moins,  qui  ont  besoin  d'ob- 
server des  éléments  anatomiqqcs  et  des  tissus  de  dimensions  divei-ses 
et  dont  tous  les  caractères  doivent  être  déterminés  avec  précision. 

Notons  à un  autre  point  de  vue  que,  dans  l’achat  d’un  microscope, 
une  fois  fixé  le  grossissement  maximum  exigé  par  tout  genre 
d’étude  ou  par  la  curiosité , l’usage  des  objectifs  puissants  ne 
doit  être  limité  que  par  le  prix  (pi’on  peut  y mettre  d’une  part  et 
do  l’autre  par  la  difficulté  que  l’on  éprouve  à s’en  servir,  pourvu 
que  les  objets  soient  assez  transparents.  Dés  que  sont  convenable- 
ment résolues  à leur  égard  les  difficultés  dans  leur  emploi  qui 
viennent  do  la  nature  des  objets  préparés,  il  y a tout  avantage  à 
s’en  servir  comme  le  font  à juste  titre  les  observateurs  anglais. 
Les  omissions  de  dispositions  anatomiques  réelles,  les  confusions 
les  uns  avec  les  autres  d’objets  différents,  les  erreurs  d'interpréta- 
tion anatomiques  et  physiologiques  sont  trop  nombreuses  dans  les 
écrits  de  ceux  qui  prônent  l'usage  habituel  des  faibles  grossisse- 
ments de  préférence  aux  autres,  même  lorsqu'il  s’agit  de  voir  les 
plus  petits  éléments  anatomiques,  elles  sont  trop  nombreuses, 
dis-je,  et  trop  faciles  à constater  pour  qu’il  n’y  ait  pas  lieu  d'insis- 
ter sur  la  recommandation  faite,  il  y a plus  de  vingt  ans,  par  Lc- 
bert  et  moi,  de  ne  jamais  reculer  devant  les  petites  difficultés  de 
maniement  qu’enlraine  l’emploi  des  objectifs  puissants. 
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Après  ces  parties  optiques  essentielles  du  microscope,  sur  le 
nombre  et  le  pouvoir  amplifiant  desquelles  le  choix  peut  seul  va- 
rier, on  fera  bien  de  se  pi  ocurer  le  micromètre  oculaire,  le  micro- 
mètre objectif  et  une  pièce  ù éclairage  oblique.  ^ 

Des  objectifs  indispensables  aux  éludes  d’anatomie  générale. 

, 558.  Tous  les  objectifs  indiqués  plus  haut  (p.  184)  ne  sont  pas 
ègalcnw'nt  indispensables.  Le  n',1  est  nécessaire  ù l’étude 'des  in- 
jections pathologiques  de  ceitains  tissus,  quand  le  sang  s'est  coa- 
gulé à leur  intérieur  et  qu’on  peut  en  faire  une  préparation  visible 
par  transparence.  Il  sert  à l’étude  des  helminthes  et'  autres  ani- 
maux de  petit  volume,  etc.,  pour  observer  les  glandes  sudoripares, 
sébacées,  les  gros  bulbes  pileux,  etc.  Ce  sont  surtout  les  2 et  3 
qui  sont  indispensables  dans  ces  derniers  exemples,  ainsi  que  pour 
rétiide  des  os,  des  dents,  du  tissu  adipeux,  de  plusieurs  autres  tis- 
sus animaux,  et  surtout  des  tissus  végétaux. 

On  peut  de  là  sauter  au  n“  5,  qui  est  absolument  nécessaire  pour 
l’étude  de  tous  les  tissus  animaux  à l'état  normal  ou  à l'état  patholo- 
gique, de  beaucoup  de  tissus  végétaux,  des  infusoires,  etc.  Laplupart 
des  microscopes  ne  sont  pas  accompagnés  d'objectifs  plus  forts,  et 
les  grossissements  plus  élevés  que  celui  qu’on  obtient  avec  ce  der- 
nier (400  diamètres)  sont  produits  a l’aide  d’oculaires  très-courts 
ou  par  un  corps  du  microscope  plus  allongé  qu’à  l’ordinaire. 

Ceux  de  Nacliet  contiennent  en  outre  les  objectifs  n“‘  6,  7 et  8, 
dont  le  dernier  a un  grossissement  de  1,400  diamètres  réels.  Parmi 
ceux-là,  le  n“  7 est  indispensable.  Ce  numéro  est  utile,  pour  l’étude 
des  spermatozoïdes  animaux  et  .végétaux,  des  nématocystes , etc., 
des  épithéliums  des  glandes  vasculaires,  des  globules  du  sang,  et,  en 
pathologie,  pour  celle  de  beaucoup  de  lésions  glandulaires,  ner- 
veuses, etc.  Le  11°  6 peut  remplacer  les  n°*  5 et  7 dans  certains  cas, 
mais  non  toujours,  et  celui-ci,  au  contraire,  peut  suppléer  ce  der- 
nier; en  sorte  qu’on  doit  le  considérer  comme  indispensable,  sinon 
dès  le  principe  des  études  d’anatomie  générale,  au  moins  pour  la 
suite.  Quant  aux  n“*  8,  P,  etc.  (voy.  p.  184),  ce  sont,  en  général,  des 
objectifs  de  luxe  dont  on  peut  se  passer  sans  préjudice,  bien  qu’au 
point  de  vue  scientilique  il  importe  de  les  connaître. 

Indication  des  principaux  constructeurs  de  microscopes. 

559.  Quant  à la  question  de  savoir  chez  quel  fabricant  on  doit  se 
procurer  un  microscope  , un  peut  dire  après  ce  qui  a été  indiqué 
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plus  haut  sur  la  forme  et  le  volume  du  pied  de  l'instrument  (p.  1 37 
et  suiv.)  q>ic  cela  importe  peu  au  fond,  si  l’on  ne  veut  avoir  que  des 
objectifs  faibles.  L’exécution  des  objectifs  qui  ne  grossissent  pas  au 
dclù  de  300  fois  est  en  effet  devenue  aujourd'hui  assez  facile  pour 
qu’il  y ait  peu  de  différence.^  de  l’un  à l’autre  de  ces  objectifs,  quel 
que  soit  le  fabricant  de  chez  qui  il  sort.  Ces  différences,  du  moins, 
ne  sont  pas  telles,  qu’elles  puissent  influer  sur  ta  facilité  de  l'emploi 
de  l’instrumenl  ‘et  sur  la  nature  des  résultats  fournis  par  l'obser- 
vation. Mais  il*h’  en  est  généralement  plus  de  même  quand  il  s’agit 
des  objectifs  plus  puissants.  tl  faut  alors  s’adresser  à des  fabri- 
cants spéciaux  dont,  en  France,  les  principaux  sont  aujourd’hui, 
par  ordre  d’ancienneté,'  Charles  Chevalier , Georges  Oberhæuser, 
auquel  a succédé  Ilarinack,  Nachet  et  fils,  Verrick,  etc. 

4’ai  déjà  dit  quelles  sont  les  conditions  d'ensemble  et  de  détail  que 
présentent  les  parties  optiques  et  mécaniques  des  microscopes  de 
MM.  Nachet  et  fils,  qui  font  que  je  leur  donne  la  préférence  (voy. 
p.  182,  187,  etc.).  Ajoutons  à cela  que,  plus  couramment  que  les 
autres  opticiens,  leurs  microscopes  sont  accompagnés  d’objectifs 
puissants,  dont,  depuis  1842  (Comptes  rendus  des  séances  de  l'Aca- 
démie des  sciences,  Paris,  1842,  t.  XIV,  p.  817),  ils  ont,  a l’exem- 
ple des  artistes  anglais,  propagé  l'emploi,  mais  à des  prix  moins 
élevés  de  la  moitié  aux  deux  tiers.  A cet  égard  le  professeur  Frey 
remarque  avec  raison  que  les  instruments  de  grande  dimension, 
provenant  des  maisons  anglaises  coûtent  infiniment  plus  cher  que 
ceux  établis  par  les  constructeurs  allemands  ou  français.  Ainsi,  par 
exemple,  un  objectif  ayant  une  distance  focale  de  */i6  de  pouce,  se 
vend,  chez  Powell  et  Lcaland,  à Londres,  un  peu  plus  de  16  pounds 
(400  fr.),  tandis  qu’un  objectif  de  puissance  égale  et  à immersion, 
le  n“  8 de  Nachet,  coûte  200  francs;  le  n“  10,  objectif  tout  à fait  ex- 
ceptionnel comme  qualité,  est  coté  300  francs  : il  correspond,  comme 
nous  l'âvons  vu  (p.  184),  aux  objectifs  des  artistes  anglais  ayant  une 
distance  foc.alc  de  un  30”  de  pouce. 

Aux  indications  précédentes,  qui  sont  données  d’après  ce  que  m’a 
prouvé  depuis  vingt-trois  ans  l'examen  d’un  grand  nombre  de  mi- 
croscopes et  l'enseignement  de  ce  qui  sd  rapporte  à l’emploi  de  cet 
instrument,  j’ajouterai  les  suivantes  empruntées  aux  professeurs 
H.  van  Heurck  et  H.  Frey. 

Los  personnes  qui  ne  voudraient  faire  que  dos  observations  mi- 
croscopiques passagères  ou  qui  désireraient  limiter  leur  dépense 
peuvent  très-bien  se  contenter  du  microscope  usuel  de  Chevalier  ou 
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des  autres  opticiens  accompagné  de  l'olijectif  3.  Le  microscope  dit 
d'étudiant  du  même  constructeur,  accompagné  des  objectifs  2 et  5, 
des  oculaires  1 — 2 et  d'une  loupe  pour  les  corps  opaques,  ainsi 
que  le  microscope  correspondant  de  Nacliet,  de  même  que  celui 
dit  à ])elil  tambour,  de  llartnack,  conviendra  parfaitement  à ceux 
qui  commeneent  les  observations  microscopiques,  il  peut  suffire  en- 
core pour  l'enseignement  usuel  dans  les  écoles.  . 

Mais,  pour  élucider  des  questions  nouvelles,  il  faudra  choisir 
soit  les  grands  ou  au  moins  les  moyens  microscifjies  de  Nachet, 
soit  les  microscopes  de  Slrauss-Durcklieim,  de  Chevalier,  soit  le 
grand  modèle  de  llartnack,  qui  tous  se  recommandent  par  des 
qualités  particulières. 

Chez  Nachet  l’on  aura  le  choix  entre  le  grand  microscope  complet 
du  prix  de  1,500  francs,  et  le  microscope  grand  modèle  droit  qui 
vaut  tout  autant  pour  les  observations  botaniques  et  ne  coûte  que 
600  francs.  Enfin, à moindre  prix,  l’on  pourra  prendre,  soit  le  micro- 
scope moyen,  modèle  droit  avec  5 objectifs,  parmi  lesquels  le  n“  7 à 
immersion  (580  fr.),  soit  le  microscope  modèle  droit  (125  fr.,  avec 
2 objectifs  n"*  1 et  5),  excellent  modèle  dont  la  partie  mécanique 
est  assez  finement  traitée  pour  porter  des  objectifs  forts  comme  les 
n”‘  6 ou  7 à immersion;  son  jirix,  avec  les  oculaires  complémen- 
taires, est  alors  de  290  francs.  On  pourra  piendre,  chez  llartnack, 
le  petit  modèle  n°  8 à base  en  fer  à cheval  avec  les  objectifs  7 et 
9,  CO  dernier  à immersion  et  5 oculaires  dont  un  à micromètre.  Le 
prix  en  est  de  375  francs.  On  fera  bien  d'y  joindre  l’objectif  2 
et  de  le  compléter  par  l'acquisition  du  n"  11.  (Voy.  le  tableau 

p.  181.) 

Si  l’on  s’adresse  à Chevalier,  on  pourra  prendre  le  petit  modèle 
à platine  tournante  accompagné  des  objectifs  1, 3,  5 et  8,  à immer- 
sion, et  de  la  chambre  claire  : le  prix  s’élèvera  à 511  francs.  Mais 
celui  qui  voudra  l’instrument  le  plus  parfait  de  ce  consfructeur 
prendra  le  microscope  de  Strauss-Üurckhoim.  Il  y joindra  les  ob- 
jectifs 1 — 5 — 3 — 7 — 9 ordinaires  et  8 et  10  A immersion,  un 
micromètre  oculaire,  le  prisme  redresseur  et  la  chambre  claire.  La 
dépense  totale  s’élèvera  alèrs  à 766  francs. 

Parmi  les  opliciens  allemands,  Zeis,  A léna,  a construit  des  mi- 
croscopes compliqués.  Schacht  en  a fait  un  grand  éloge.  Zeis  pos- 
sède huit  modèles  divers  du  prix  de  8 A 55  thalers  (de  30  fr.  A 
206  fr.  25  c.).  8cs  objectifs  portent,  suivant  leur  force,  les  lelircs 
A-F.  Le  premier  coûte  8 thalers  et  les  suivants  sont  de  8 A 15  tha- 
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lers  (de  30  fr.  à 56  fr.  25),  jusqu'à  la  Ictlrc  F,  qui  est  cotée  26  tlia- 
1ers  (97  fr.  50).  Ce  dernier  objectif  est,  au  jugement  d'hommes 
compétents  (Schaclit,  M.  Schultze),  une  combinaison  excellente. 
Les  oculaires  se  payent,  eu  outre,  2 lhalers  (7  fr.  50). 

C.  Kellner,  de  Wetzlar,  a confectionné,  dans  ces  quarante  der- 
nières années,  des  instruments  qui  étaient  e.xcellents  pour  leur 
époque.  Ses  successeurs,  Betlile  et  liexrolli  et,  aujourd'hui,  Leitz, 
font  figurer  dans  leur  prix  courant  des  microscopes  depuis  55  jus- 
qu'à 140  thalers  (131  fr.  25  à 525  fr.). 

Schrœder,  à Hambourg,  s’est  acquis  de  la  réputation  comme 
constructeur  de  microscopes  avec  objectifs  à immersion  et  à correc- 
tion. Ses  plus  forts  objectifs  ont  un  grand  angle  d’ouverture.  Le 
prix  des  montures  varie  de  12  à 60  thalers  (45  fr.  à 225  fr.^,  et 
celui  des  objeclifs  de  14  à 20  lhalers  (52  fr.  50  à 225  fr.).  Les  ob- 
jectifs à immersion  coûtent  de  20  à 52  thalers  (75  fr.  à 120  fr.) 

llasert,  à Eisenach  a construit  de  trés-forts  objectifs  à immer- 
sion qui  ont  été  très-vantés  par  quelques  personnes,  surtout  pour 
l’emploi  de  l’éclairage  oblique. 

La  plus  ancienne  maison  de  Berlin  est  celle  de  Schieck.  Il  com- 
bine toujours  de  faibles  objectifs  avec  des  oculaires  relativement 
puis.sants.  On  trouve  aussi  à Berlin  le  constructeur  Bénéche. 

A Munich,  la  maison  G.  et  S.  Merz  a remplacé  celle  de  Fraun- 
hofer  et  Utzschneider.  Ilarting  a fait  l’éloge  de  nouveaux  objectifs  à 
correction,  construits  par  Merz.  L’angle,  d’ouverture  de  l’objectif 
n°  6 avait  au  moins  OO”,  et  celui  de  l’objectif  n°7  allait  jusqu'à  101" 
(voy.  p.  183).  Une  autre  maison  de  .Munich,  très  en  réputation,  est 
celle  de  Baader.  Les  petits  instruments  coûtent  45  florins. 

Le  premier  fabricant  de  Vienne  est  S.  Plœssl.  Ses  microscopes 
comptaient,  il  y a vingt  ans,  parmi  les  meilleurs  qui  fussent  alors 
connus. 

En  Italie,  les  excellents  instrumenis  d’Amici  jouissaient  d’une 
grande  célébrité.  De  1840  au  commencement  de  1850,  ses  micro- 
scopes étaient  les  meilleurs  du  continent. 

Les  maisons  les  plus  renommées  de  Londres  sont  : celles  de  Po- 
well  et  Lealaud  ; d’Andrew  Ross  (Thomas  Ross  fils  a continué  la 
maison  fondée  par  son  père);  celle  de  Smith  et  Beck,  de  Collins 
llarley,  de  Chrouch,  etc. 

Parmi  les  constructeursde  microscopes  dans  l’Amériquedu  Nord, 
Spencer  et  Toiles  sont  les  plus  célèbres. 
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AHT.  II.  DES  SOINS  A DONNER  AU  MICROSCOPE. 

560.  Nous  verrons  parla  suite  que,  dans  les  examens  faits  à l’aide 
du  microscope,  trois  ordres  d'images  peuvent  impressionner  la  ré- 
tine, sans  que  pourtant  les  corps  qu’elles  représentent  appartien- 
nent à ceux  que  contient  la  préparation  que  l’on  cherche  : 1“  Les 
uns  sont  étrangers  aux  objets  préparés  bien  qu’enfermés  avec  eux 
entre  les  lames  de  \erre  ou  dans  celles-ci  (V.  p.  227);  il  en  sera 
longuement  question  dans  le  cbapitre  IV  de  cette  section  ; 2“  Les 
autres  sont  contenus  dans  l’œil  de  l’observateur  et  à sa  surface,  il 
en  sera  fait  mention  au  chapitre  III  de  cette  même  section  ; 5“  Les 
derniers,  enfin,  sont  interposés  aux  premiers  et  aux  seconds.  Ce 
sont  ceux  qui  se  trouvent  accidentellement  à la  surface  des  len- 
tilles objectives  et  oculaires.  Ils  sont  cause  que  parfois  on  voit  cer- 
taines particules  en  visant  dans  le  microscope,  alors  même  qu’il 
n’y  a aucune  préparation  sous  l’objectif. 

De  là  vient  que  le  premier  soin  que  doit  avoir  tout  observateur 
est  de  faire  que  les  lentilles  des  oculaires  et  des  objectifs  soient  pro- 
pres et  dépourvues  de  poussière.  Comme  le  verre  dont  elles  sont 
formées  est  très-tendre  et  sc  raye  facilement,  il  faut  se  servir  de 
linge  fin  et  sec  pour  les  essuyer  ; les  vieilles  étoffes  de  batiste  sont 
les  meilleures.  Lorsque  le  linge  est  humide,  il  reste  à la  surface 
des  lentilles  des  filaments  de  chanvre  ou  de  coton  dont  on  a beau- 
coup de  peine  à se  débarrasser.  Mais  son  humectation  avec  de  l'al- 
cool le  rend  très-apte  à ce  nettoyage.  Lorsqu’il  n’y  a que  de  la  pous- 
sière sur  les  verres,  il  est  préférable  de  se  servir  pour  l'enlever  d’un 
pinceau  ordinaire  de  Petit-gris  ou  de  Marte,  que,  de  temps  à autre,  il 
faut  laverdans  l'alcool  pour  le  débarrasser  de  la  poussière  et  des  ma- 
tières grasses  dont  il  se  charge  à la  longue.  Le  pinceau  sec  ou  seule- 
ment un  peu  humecté  d’alcool  doit  surtout  être  employé  lorsqu’il  s’a- 
git d’enlever  les  poussières  qui  tombent  souvent  sur  la  lentille  supé- 
rieure des  objectifs;  celles-ci  se  trouvant  logées  profondément  dans 
les  pièces  de  la  monture  ne  peuvent  être  atteintes  avec  le  doigt.  Un 
petit  cylindre  de  linge  fin  ou  de  papier  mou  tordu  peut  aussi  rem- 
placer le  pinceau  en  ce  cas. 

Quand  les  verres  de  l'oculaire  ont  de  la  poussière  à leurs  deux 
faces,  on  les  dévisse  pour  les  nettoyer.  Mais  les  lentilles  des  objec- 
tifs, surtout  de  ceux  qui  ont  un  pouvoir  amplifiant  considérable, ne 
doivent  être  dévissées  qu’aveC  beaucoup  de  précaution.  Il  faut  au- 
tant que  possible  éviter  de  le  faire,  parce  qu’eu  serrant  trop  ou 
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trop  peu  les  tours  de  vis  de  cliaque  pièce,  on  ne  metirait  plus  les 
lentilles  au  foyer  les  unes  des  auti  cs,  d'on  résulterait  une  diminu- 
tion de  la  netteté  des  images.  11  faut,  par  des  raisons  analogues, 
pour  nte  pas  altérer  la  monture  des  olijectifs,  éviter  le  contact  des 
réactifs  acides  ou  iodés  avec  les  montures.  , 

On  détermine  aisément  le  siège  de  ces  corpuscules  étrangers.  Si 
en  faisant  tourner  l'oculaire  seul,  les  corps  ne  suivent  pas  le  mou- 
vement imprimé  à celui-ci,  on  reconnaît  qu'ils  sont  adhérenisà  l'ob 
jectif.  S'ils  suivent  ce  mouvement,  c’est  qu'ils  sont  fixés  A l'une  des 
deux  lentilles  de  l'oculaire.  Si,  en  soulevant  l'oculaire  et  dévissant 
un  peu  le  verre  frontal,  on  voit  les  corpuscules  ne  pas  tourner  avec 
lui , ce  fait  indique  qu'ils  sont  sur  l’autre  lentille*. 

Ces  grains  de  poussière  peuvent  être  des  débris  de  tournure  de 
laiton,  rcstéB  adbérents  aux  tours  de  vis  des  pièces  métalliques  de 
l'oculaire  ouulu  tube  des  microscopes.  Les  microscopes  neufs  spé- 
cialement eu  laissent  tomber  quelques-unes  pendant  plusieurs  mois, 
surtout  à la  suite  de  transport  en  voyage.  Dans  les  autres  cas,  ce 
sont  des  granules  de  poussière  de  nature  indéterminée. 

Dans  les  laboratoires  particnliéremenl  un  trouve,  parfois  un  Ara- 
rien  vivant  dans  le  tube  des  microscopes  et  venant  en  traverser  le 
champ  en  passant  de  temps  k autre  sur  la  face  inférieure  du  verre 
de  change  de  l'oculaire  ou  masquant  les  objets,  s'il  passe  en  bas 
sur  la  lentille  supérieure  de  l'objectif.  Cet  Acarien  que  j'ai  vu  in- 
diqué sous  le  nom  d'Aearujs  microscopionim,  dans  un  ouvrage  du 
siècle  dernier  sur  le  microscope,  in'a  présenté  les  caractères  d'un 
Gamasc  octopode  non  sexué,  c'est-à-dire  à l’état  de  nymphe  et  dont 
par  suite  je  n'ai  pu  déterminer  l'espèce. 

561.  Comme  il  est  pénible  pour  l’observateur  d’avoir  sans  cesse  à 
monter  et  à démonter  l'instrument,  opération  qui,  répétée  fréquem- 
ment, peut  nuire  au  mécanisme  de  la  monture,  il  est  bon  d'avoir 
son  microscope  établi  sur  une  table,  et  placé  sous  un  globe  ou  sous 
un  cylindre  en  verre.  Le  tout  reposera  au  besoin  sur  un  morceau 
de  drap  qui  empêche  l'introduction  de  la  poussière.  Une  autre  cio- 


* Il  faut  eiiooin}  sifnialei’  la  potvsUtihtê  de  la  pivsence  de  taches  ou  d’excoriations 
de  la  cornée  {kt^rnlilr  ponctuée,  etc.);  quelques  obscrvaUnirs ont  pu  les  pRMi- 
dre  pour  det)  lâches  existant  dans  les  oculaires,  parce  qu'elles  produisent  (sur* 
tout  avec  les  oculaiixis  forli:  des  images  endoscopiques  , dites  par 

quelques  auteurs  d’après  l'expression  employée  p:»r  Seebeck,  qui  appelait  figures 
ânto/ftiguci  colles  qu’on  voit  dans  rinlérienr  des  corps  [Journal  tle  chimie  et 
(le  phijnique  de  Schaciger,  1813).  En  faisaiitlourner  le  tube  entier  du  microscope, 
ôn  voit  qu*clles  ne  bougent  pus,  tamiis  <}uc  les  mouvejneiils  de  lu  tète  les  dépluceiit.r 
C.  Boe».  — Uicroacoj)e. 
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che  de  verre  protégera  les  oculaires,  les  objectifs  tenus  dans  leur 
boite  ou  étui,  àcétc  de  tous  les  ustensiles  d'un  usage  fréquent. 

Chaque  fois  qu’on  se  sera  servi  du  microscope,  on  fera  bien  (le 
commençant  surtout)  de  l'examiner  attentivement  avant  de  le  repla- 
cer sous  le  globe.  S'il  existe  des  taches  sur  les  pièces  de  laiton,  on 
les  enlèvera  avec  un  morceau  de  drap.  Ces  soins  occasionnent  une 
perte  de  temps,  mais  on  ménage  ainsi  l'instrument  tout  en  lui  con- 
servant sa  valeur  primitive,  surtout  si  on  ne  néglige  pas  de  consta- 
ter, chaque  fois,  l’état  des  objectifs  qu'on  vient  d'employer. 

Pour  nettoyer  les  objectifs  tachés,  en  particulier  on  frotte  la  len- 
tille avec  un  morceau  de  linge  très-fin,  comme  nous  l'avons  vu.  On 
peut  également  employer  au  même  usage  une  peau  de  gant,  très- 
douce,  ou  de  la  moelle  de  sureau.  Il  est  des  taches  qu’on  enlève 
avec  de  l’eau  distillée  ; d'autres,  telles  que  celles  provenant  de  la 
glycérine,  des  térébenthines,  des  luts  exigent  qu'ont  ait  recours  à 
un  morceau  de  linge  imprégné  d'alcool.  Il  faut  éviter  l'emploi 
d’une  trop  grande  quantité  de  ce  liquide,  parce  qu'il  pourrait  s'en 
glisser  une  partie  dans  la  sertissure  des  lentilles  et  atteindre  la 
térébenthine  du  Canada,  qui  unit  le  crown  et  le  dint. 

On  évitera,  autant  que  possible,  de  recourir  aux  acides  chlorhy- 
drique et  azotique  concentrés,  qui  attaquent  le  flint.  Quand  une 
lentille  a été  mouillée  par  un  réactif,  il  faut  éviter  de  la  plonger 
dans  l'eau,  contrairement  à ce  que  recommandent  quelques  obser- 
vateurs, parce  que  celle-ci  s’infiltre  dans  les  pas  de  vis  de  la  mon- 
ture. Il  tant  essuyer  l'instrument  avec  le  linge  fin  humecté  d’al- 
cool, ou  mieux  d'ammoniaque  si  c'est  un  acide  qui  a mouillé  le 
verre  et  sa  monture. 

Malgré  tous  les  soins  donnés  au  microscope,  il  devient  indispen- 
sable de  nettoyer  à fond,  de  temps  en  temps,  sa  partie  optique, 
attendu  qu'il  se  forme  sur  les  lentilles  et  les  oculaires  une  sorte  de 
couche  graisseuse  qui  assombrit  considérablement  l'image.  Les  ins- 
truments dont  on  ne  s'est  pas  serv  i depuis  plusieurs  années  portent, 
presque  toujours,  cette  couche  de  matière  adhérente.  On  peut  être 
sans  inquiétude  sur  le  résultat  du  nettoyage,  car  il  est  tout  à fait 
inoffensif  pour  les  verres,  si  l'on  se  sert  d'un  bon  pinceau  et  d'une 
étoffe  très-fine  et  molle  humectée  d'alcool  et  d'ammoniaque  alter- 
nativement. 

Uu  reste,  après  plusieurs  années  de  séjour  dans  un  laboratoire, 
l’instrument  a besoin  d'étre  revu  par  le  constructeur,  surtout  s'il 
s'agit  d’un  laboratoire  de  chimie  ; dans  ceux-ci  malgré  toutes  les 
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précautions,  les  vapeurs  acides  finissent  toujours  par  altérer  les 
montures  des  objectifs  sans  parler  des  vis  micrométriques,  etc. 

Toutes  les  fois  qu'onfait  des  recherches  chimiques,  il  faut  se  ser- 
vir, autant  que  possible,  d’objectifs  faibles,  possédant  une  grande 
distance  focale;  si  ou  doit  pousser  plus  loin  ce  genre  de  travail,  il 
sera  né  essaire  de  faire  la  préparation  sur  de  larges  porte-objets 
qu’on  fixera  avec  des  chevalets,  si  la  platine  en  est  pourvue.  Quand 
ces  lames  de  verre  sont  assez  grandes,  elles  protègent  suffisamment 
la  platine  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas. 

CHAPITRE  II 

De  réclaire^  des  objets  obs<M^s  soos  te  microscope. 

562.  Le  mirroscope  sera  placé  avant  toute  observation,  sur  une 
table  et  installé  d’aplomb,  le  miroir  tourné  vers  la  partie  la  plus 
lumineuse  du  ciel  ou  vers  la  lampe.  Après  avoir  descendu  dans 
l’anneau  où  il  doit  glisser,  le  tube  du  microscope  portant  l’objectif 
et  l’oculaire  adoptés  pour  l’observation  qu’on  veut  faire,  on  cher- 
che à ramener  dans  l’axe  de  ces  derniers  le  maximum  poi^sible  de 
lumière  en  tournant  le  miroir  réflecteur  alternativement  dans  tel 
ou  tel  sens,  du  côté  de  la  source  lumineuse.  Il  faut,  au  début  des  étu- 
des, à l’aide  du  microscope,  s’exercer  d’ab  rd  à atteindre  avec  sûreté 
et  rapidement  ce  résultat,  qui  ne  s’obtient  pas  toujours  aisément 
quand  la  source  de  lumière  est  peu  étendue,  comme,  par  exemple, 
lorsqu’elle  est  représentée  par  une  lampe. 

ART.  I.  — DES  SOURCES  DE  1.A  LDHl&RE  DARS  LES  OBSERVATIORS. 

563.  Les  lampes carcel,  les  lampes  ordinaires  dites  lampes  modé- 
rateur*, donnent  une  lumière  très-convenable,  mais  avec  un  ton  un 
peu  jaune.  Les  lampes  au  pétrole  donnent  une  lumière  blanche 
d’un  emploi  aussi  avantageux  que  celle  qui  est  fournie  par  les  nua- 
ges blancs.  Les  lampes  é gaz  qu’on  peut  employer  dans  les  appar- 
tements, et  surtout  dans  les  laboratoires  où  arrive  le  gaz  de  l’éclai- 
rage, donnent  une  très-bonne  lumière  ; bien  que  d’un  ton  un  peu 
plus  jaune  que  celle  des  lampes  au  pétrole,  elle  vaut  encore  mieux 
que  celle  des  lampes  à huile,  et  son  emploi  n’a  pas  les  dangers  de 
celui  du  pétrole. 

On  modère  à volonté  l’intensité  de  la  lumière  employée  avec  des 
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globes  de  verre  dépoli  ou  mieux  encore  avec  les  diaphragmes,  et 
en  tournant  le  miroir  comme  nous  l'avons  dit. 

Quelquefois,  du  reste,  la  source  lumineuse  choisie,  mais  surtout 
quand  on  se  sert  d'une  lumière  arliflcielle,  il  y a toujours  une  diffé- 
rence assez  grande  entre  la  manière  dont  la  rétine  est  impressionnée 
par  la  lumière  transmise  au  travers  du  microscope  et  celle  qu  elle 
reçoit  habituellement,  pour  qu’il  soit  nécessaire  de  rappeler  qu'il 
faut  une  ou  deux  minutes  d'examen,  ou  environ  pour  que  l'œil 
soit  tout  à fait  habitué  à,  ce  changement.  De  là  vient  que  , lors- 
qu'on étudie  des  objets  délicats,  on  aperçoit,  au  bout  de  quel- 
ques instants,  des  contours  qu'on  ne  voyait  pas  d'abord,  bien  qu'ils 
fussent  déjà  au  point  dans  le  champ  du  microscope. 

il  importe  par-dessus  tout  que  la  lumière  ne  soit  pas  vacillante, 
autrement  les  alternatives  de  son  affaiblissement  et  de  son  exagéra- 
tion empêchent  cette  éducation  temporaire  de  l’œil  de  manière  à 
nuire  à la  perception  des  objets  ; elle  cause  surtout  une  fatigue  qui 
est  bientôt  des  plus  pénibles. 

Le  passage  rapide  avec  disparition  et  retour  des  nuages  sur  un 
ciel  bleu,  cause  un  mauvais  effet  de  l'ordre  du  précédent,  qui,  en 
certaines  saisons,  force  de  ce  servir  de  la  lampe  en  plein  jour.  On 
est  aussi  obligé  d'en  venir  là  faute  de  lumière  suffisante  pendant  les 
jours  de  brouillards,  ou  quand  le  ciel  se  charge  de  nuages  noirs, 
comme  en  temps  d'orage.  L'agitation  des  branches  d'arbre  char- 
gées de  feuilles,  produit  le  même  effet  quand  leur  image  est  pro- 
jetée sur  le  miroir,  et  rélléchie  par  lui  dans  le  miscroscope. 

Le  point  éclairant  des  lampes  doit  être  élevé  do  22  à 40  centi- 
mètres au-dessus  de  la  table  qui  les  porte.  Plus  haut  ou  plus  bas 
il  ne  répond  plus  à tous  les  modes  d’éclairage  exigés  par  les  recher- 
ches. La  lampe  doit  être  placée  à une  distance  qui  varie  entre  25 
et  50  contimètres  au-devant  du  microscope  selon  la  hauteur  de  son 
foyer  et  celle  du  miroir.  Elle  doit  avoir  un  abat-jour  qui  empêche 
sa  lumière  d’arriver  directement  dans  les  yeux  de  l'observa- 
teur. 

Quand  on  se  sert  de  la  lumière  du  ciel,  on  peut  placer  le  microscope 
de  75  centimètres  environ  à 3 mètres  de  la  fenêtre,  selon  lus  con- 
venances de  l'observateur  et  la  manière  dont  l'arrivée  de  la  lumière 
est  gênée  on  non  par  les  maisons  voisines. 

Bien  que  cela  ne  soit  pas  indispensable,  l'expérience  apprend  à ju- 
ger des  cas  dans  lesquels  il  est  bon  d'empècher  la  lumière  d'éclai- 
rer la  platine  et  l'objet  étudié  au  moyen  d'un  écran  ayant  son  sup- 
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port,  OU  se  glissant  dans  un  auneau  fixé  au  corps  ou  au  pied  du 
microscope. 

On  ne  se  sert  pas  de  la  lumière  du  soleil  qui,  réfléchie  par  le  mi- 
roir et  traversant  le  microscope,  est  absolument  éblouissante.  Elle 
fatigue  également  quand,  tombant  près  du  microscope  sans  l’at- 
teindre, elle  est  réfléchie  dans  les  yeux  de  l'observateur.  Aussi, 
quand  on  peut,  est-il  bon  d'avoir  deux  fenêtres  d'orientation  dif- 
férente , permettant  de  prendre  la  lumière  de  celle  sur  laquelle 
le  soleil  ne  donne  pas.  Autrement  il  est  utile  d'avoir  un  rideau 
ou  un  store  se  fermant  de  manière  à se  garantir  de  cette  lumière 
directe. 

11  ne  sera  question  de  l'éclairage  des  objets  observés  à l’aide 
de  la  lumière  réfléchie,  que  dans  le  dernier  artic.le  du  chapitre  sui- 
vant (chap.  III,  art.  vi),  à propos  de  l’examen  des  objets  opaques, 
qui  exigent  l'emploi  de  cet  éclairage. 

ART.  II.  — - ÉCLAIRAGE  DES  OBJETS  VOS  A I.’aIDE 
DE  LA  LVHIÈRE  TRAnSNIsE. 

564.  Les  eorps  placés  sur  la  lame  porte-objet  reçoivent  la  lu- 
mière renvoyée  sur  eux  de  bas  en  haut  par  le  miroir  concave  dont 
le  foyer  se  trouve  placé  au  niveau  à peu  près  de  la  surface  de  la 
platine.  Il  ne  faut  pas  se  servir  de  la  lumière  solaire  réOéctiie  par 
un  mur,  parce  qu  elle  donne  une  teinte  jaune  ou  rougeétre  au 
champ  du  microscope.  C'est  celle  des  nuages  blancs  qui  est  la 
plus  pure  et  la  plus  belle  ; lorsque  le  ciel  est  bleu  la  lumière  est 
moins  éclatante  ; elle  est  grisâtre  quand  le  ciel  est  sombre.  Quoi 
qu’il  en  soit,  on  peut  observer  en  tout  temps,  et.  à moins  de  cas 
particuliei's,  c’est  rarement  le  manque  de  lumière  qui  nuit  le  plus, 
même  avec  les  forts  grossissements. 

On  doit,  au  contraire,  souvent  se  défier  de  l’excès  de  lumière 
qui,  en  ébranlant  trop  vivement  la  rétine,  empêche  d'être  impres- 
sionnée par  l'ombre  très-pâle  des  contours  de  certaines  cellules, 
des  libres  du  cristallin,  de  la  queue,  de  certains  zoospermes,  des  cils 
vibratilcs,  etc.  On  dit  alors  que  les  objets  sont  noyésdans  la  lumière. 
Il  est  facile  d'essayer  tous  les  degrés  convenables  d’éclairage,  en 
tournant  peu  â peu  le  miroir  ou  en  abaissant  do  plus  en  plus  le  plus 
petit  diaphragme. 

Nous  avons  déjà  dit  qu'on  peut  examiner  les  objets  à la  lumière 
des  lampes  à double  courant  d’air  età  cheminée  de  verre,  et  surtout 
des  lampes  de  ce  genre  alimentées  par  un  bec  de  gaz  aussi 
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bien  qu’à  celle  du  jour.  Seulement,  dans  le  premier  cas,  la  teinte 
est  plus  jaune,  le  contour  des  objets  parait  plus  large  et  moins  net  ; 
mais  celte  apparence  disparait  en  partie  au  boutde  quelques  minutes, 
à mesure  queTccil  s'adapte  à ce  genre  d'examen,  etsurtout  par  l'em- 
ploi du  plus  petit  diaphragme,  qui  doit  alors  être  mis  en  usage  et 
rapproché  autant  que  possible  du  porte-objet.  A l'aide  de  ces  précau- 
tions, on  peut  observer  aussi  facilement  que  de  jour,  on  a même  une 
lumière  plus  vive  quecelle  des  nuages,  que  l'on  augmente  ou  diminue 
à volonté  ce  qui  est  souvent  utile  avec  les  forts  grossissements. 

Mais  cette  lumière  plus  vive,  plus  éblouissante,  est  moins  péné- 
trante, c’est-à-dire  ne  permet  pas  de  distinguer  les  contours  déli- 
cats de  fibres  ou  de  cellules  plongées  au  milieu  d’un  tissu  ; telles 
sont  les  cellules  pâles  qui  tapissent  la  face  interne  des  globules 
ganglionnaires  des  racines  spinales  des  raies,  qu’on  voit  de  jour  et 
ne  peuvent  pas  être  étudiées  à la  lampe;  les  cas  de  ce  genre  sont  du 
reste  assez  rares.  Cet  inconvénient  est  moindre  avec  les  forts  gros- 
sissements qui  éteignent  davantage  la  vivacité  de  la  lumière 
qu’avec  les  autres. 

Des  miroirs  renvoyemt  la  lumière  sur  la  préparation,  dans 
l'objectif  et  l'oculaire. 

565.  Le  miroir  concave  (voy.  p.  125  et  p.  139)  doit  être  placé 
assez  exactement  à une  distance  de  la  surface  de  la  platine  portant 
la  préparation  telle,  que  le  foyer  de  celui-là  soit  un  peu  au-dessus 
du  niveau  de  cette  surface,  afin  de  donner  le  maximum  de  lumière 
possible.  Placé  plus  haut  ou  plus  bas,  il  produit  des  franges  sur  les 
bords  des  objets,  indépendamment  de  la  perte  de  lumière  qui  ré- 
sulte de  la  situation  fausse  du  point  où  se  rencontrent  tous  les 
rayons.  En  raison  de  l’aberration  de  sphéricité  produite  par  la 
courbure  sphérique  du  miroir,  il  est  impossible  d’avoir  un  point 
lumineux  pour  foyer;  c’est  toujours  une  surface  d’une  certaine 
étendue  qui  constitue  celui-ci.  De  plus,  la  section  de  cette  surface 
n’est  pas  un  cercle,  mais  une  ellipse  assêx  rétrécie  et  dont  le  grand 
axe  est  parallèle  à l’inclinaison  du  miroir.  On  conçoit  qu’il  ne  peut  ^ 
en  être  autrement,  le  faisceau  lumineux  perpendiculaire  à la  platine 
étant  réfléchi  par  une  surface  inclinée. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  s’applique  aux  rayons  venant  de 
l’inflni  et  tombant  en  faisceaux  parallèles  sur  le  miroir  (voy.  p.  125, 
6g.  47).  Si  on  emploie  une  source  lumineuse  rapprochée,  le  foyer 
se  produit  plus  loin,  et  d’autant  plus  loin  que  le  point  lumineux  se 
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rapproche  davantage  du  miroir.  Il  faut  donc  éloigner  ce  dernier 
de  l’objet,  si  on  veut  avoir  le  maximum  de  lumière. 

Le  foyer  lumineux  est  aussi  plus  déformé  et  varie  beaucoup  d'in- 
tensité dans  les  différents  peints  qui  le  composent  ; il  faut  tâton- 
ner un  peu  pour  s'assurer  qu’on  a obtenu  le  meilleur  éclairage  possi- 
ble, et  enfin,  il  faut  faire  attention  à ne  pas  placer  la  lumière  (lampe, 
bec  de  gaz,  etc.)  trop  haut  (V.  p.  404).  Dans  ce  cas,  en  effet,  le  bord 
antérieur  de  la  platine  faisant  ombre  sur  le  miroir,  une  seule  partie 
de  celui-ci  servirait  efficacement,  ce  qui  réduirait  l’effet  de  l’éclai* 
rage  A celui  d’une  lumière  oblique,  très-faible,  il  est  vrai,  mais 
cependant  nuisible  pour  certains  objets.  Le  support  du  miroir 
étant  articulé  (voy.  p.  153,  fig.  57)  permet,  du  reste,  d’obtenir,  à 
l'aide  du  miroir  porté  hors  de  l’axe  de  l’instrument,  les  effets  de  la 
lumière  oblique  dont  il  sera  question  ci-après. 

La  grandeur  des  miroirs  ne  devrait  pas  excéder  un  certain 
nombre  de  degrés  de  leur  courbure,  15  à 20  degrés.  Au  delà,  les 
rayons  venant  des  bords  agissent  comme  ceux  d'un  condensateur. 
Cependant,  les  opticiens  les  font  le  plus  grand  possible,  dans  le 
but  d’augmenter  la  zone  annulaire  marginale  la  plus  avantageuse 
pour  faire  ressortir  les  qualités  des  objectifs  à grand  angle  d’ouver- 
ture soumis  à l’épreuve  des  test-oïqets.  ^ 

Quant  au  miroir  plan  qui  accompagne  toujours  le  miroir  con- 
cave dans  les  microscopes,  son  diamètre  importe  peu,  son  usage 
étant  restreint  à l'emploi  des  objectifs  faibles. 

560.  Les  miroirs  sont  formés  de  verre  dont  la  surface  inférieure 
est  élamée  au  mercure  ou  argentée  chimiquement. 

Ce  système  a l’inconvénient  de  donner  deux  faisceaux  de  lumière 
différents,  le  premier  réfléchi  par  la  surface  supérieure  et  le  second 
par  l'étamage  ; mais  cet  inconvénient  est  minime,  comparé  à la  diffi- 
culté de  garder  intact  un  miroir  dont  la  surface  supérieure  serait 
métallisée  par  les  procédés  de  Foucault  ou  simplement  taillée  dans 
le  métal  des  miroirs  de  télescopes  dont  on  se  servait  autrefois,  car 
ces  surfaces  se  ternissent  promptement. 

L’étamage  au  mercure  a l'inconvénient  de  se  piquer  au  bout  de 
quelques  années,  c’est-à-dire  de  se  charger  de  petites  bulles  rondes 
dont  la  multiplication  finit  par  diminuer  sensiblement  la  quantité 
de  lumière  renvoyée.  Cet  inconvénient  est  plus  grand  encore,  si  le 
miroir  mal  fixé  dans  sa  monture  frotte  contre  celle-ci  de  manière  à 
ce  que  l'étamage  soit  enlevé  sous  forme  de  plaques  ou  de  fis- 
sures. Il  faut  alors  le  faire  rétamer,  ou  mieux,  le  faire  argenter. 
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Des  diaphragmes  et  des  écrans. 

567.  Quand,  dans  les  reclicrclies  sur  des  objets  déliés  et  à con- 
tours fins,  la  lumière  réfléchie  à travers  l'ouverture  de  la  platine 
donne  un  éclairage  trop  vif,  il  faut  supprimer  une  partie  des  rayons, 
ün  atteint  ce  but  en  diminuant  l'ouverture  de  la  platine  par  l'em- 
ploi d'écrans  ou,  comme  on  les  appelle,  de  diaphragmes.  Il  existe 
deux  furmes  de  diaphragmes  : le  diaphragme  tout  liant  et  le  dia- 
phragme cylindrique. 

Le  (liapliragmc  tournant  a une  forme  circulaire.  11  est  assujett 
au-dessous  de  la  platine  au  moyen  d'une  vis  à tête  et  percé  d'une 
série  d'ouvertures  rondes  (à  l'cxcepiion  de  la  plus  grande),  dont 
le  diamètre,  de  plus  en  plus  petit,  rétrécit  l'ouverture  de  la  platine. 
Les  plus  petits  trous  sont  employés  avec  les  plus  forts  grossisse- 
ments. On  doit  à Le  Baillif  l'invention  de  ce  diaphragme. 

Les  diaphragmes  cylindriques  sont  des  tubes  portant  à leur  ex- 
trémité supérieure  un  disque  circulaire  percé  d'un  pertuis  plus  ou 
moins  étroit,  ün  les  place  dans  l'ouverture  de  la  platine,  soit  d'une 
manière  immédiate,  soit  entourés  d'un  anneau,  l’our  augmenter 
ou  diminuer  leur  action,  en  tant  que  diaphragmes,  on  doit  pouvoir 
les  élever  ou  les  abaisser  par  un  mér.anisme  quelconque  adapté 
sous  la  jilatine  de  la  plupart  des  micrusCopes  (Vuy.  p 159,  fig.  51.) 
L'ne  place  leur  est  en  général  réservée  dans  la  boite  des  objectifs  des 
grands  et  des  moyens  modèles. 

Ces  doux  dispositions  remplissent  également  le  but  proposé  ; ce- 
pendant les  diaphragmes  cylindriques  méritent  la  prélérence,  at- 
tendu qu'on  obtient  à l'aide  de  ces  derniers  di  s nuances  plus  dé- 
licates dans  l'éclairage.  Il  est  des  diaphragmes  de  ce  genre  qui 
portent  un  verre  dépoli.  Ces  deux  sortes  de  diaphragmes  se  trou- 
vent réunis  dans  beaucoup  d'instruments  anciens.  (Frey.) 

Lorsqu’il  y a nécessilé  de  modérer  convenablement  la  lumière, 
on  y parvient  en  interposant  un  verre  bleu  dérobait,  plus  ou  moins 
foncé,  ou  un  verre  dépoli  entre  la  lampe  et  l'objet.  Ce  verre  se 
place  sur  le  miroir.  On  peut  encore  disposer  un  écran  en  carton 
noir  percé  d'ouvertures  de  dimensions  diverses  devant  le  micro- 
scope, parallèlement  au  miroir.  .Avec  de  la  cire,  on  fixe  ensuite  un 
verre  bleu  devant  les  ouvertures,  dont  on  modifie  la  dimensiun  à 
l'aide  d'un  diaphragme  tournant  situé  par  derrière. 

Dans  le  grand  microscope  de  Smith  et  fleck  le  diaphragme  est 
unique  et  se  compose  de  petites  laines  de  cuivre  noirci,  rayounant 
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de  la  périphtTie  vers  le  centre.  Un  mécanisme  fait  jouer  toutes  en- 
semble ces  lames  à l’aide  d’un  pignon,  de  telle  sorte  qu’en  tour- 
nant ce  dernier  on  élargit  ou  on  rétrécit  à volonté  autant  qu’on 
le  veut,  l’orifice  central  sans  que  celui-ci  cesse  d’étre  circulaire. 

Des  condensateurs. 

568.  Un  condensateur  en  tout  semblable  à l’appareil  d'éclairage 
construit  par  Dujardin  ( p.  410)  et  composé  de  trois  lentilles  achroma- 
tiques est  fabriqué  par  ilarinack.  On  peu  visser  des  diaphragmes  sur 
la  lentille  supérieure.  L'appareil  se  pose  dans  la  platine  comme  un  dia- 
phragme cylindrique.  Mais,  un  condensateur  achromatique  étant  très- 
cher,  on  le  remplace,  du  moins  en  partie,  par  l’emploi  d’une  lentdle 
piano-convexe  ordinaire.  La  lentille  est  enchâssée  dans  le  petit  tube 
d’un  diaphragme  cylindrique  ordinaire  et  recouverte  d’un  anneau 
noir,  de  manière  que  sa  partie  centrale  donne  seule  passage  aux 
rayons  lumineux.  Cette  partie  centrale  est  obscurcie  par  un  petit 
disque  noir  qui  ne  laisse  à découvert  que  le  bord.  On  peut  recom- 
mander l’emploi  de  cette  dernière  disposition  à ceux  dont  le  mi- 
croscope est  établi  de  façon  à ne  pas  permettre  de  placer  le  miroir 
dans  une  position  oblique.  (Frey.) 

Les  opticiens  ont  plusieurs  systèmes  de  condensateurs  analogues 
les  uns  aux  autres.  Le  condensateur  achromatique  de  Ross  est  re- 
présenté figure  1 dû.  La  lentille  composée  a une  distance  focale  d'en- 
viron 1 centimètre  et  une  ouverture  d'environ  1 10®.  Cette  ouverture 
donne  des  rayons  suffisamment  obliques  pour  résoudre  les  test-ob- 
jets les  plus  difficiles,  quand  on  emploie  des  diaphragmes  convena- 
bles, et,  en  même  temps,  la  longueur  focale  de  l’instruineni  présente 
un  grand  avantage  sur  les  conden- 
seurs à court  foyer  dont  les  pin- 
ceaux lumineux  ne  peuvent  atteindre 
les  objets  montés  sur  des  lames  de 
verre  ordinaire. 

Le  diaphragme  B porte  une  série 
de  huit  ouvertures  qui  fontù  200®  dé- 
croitie  progressiveinemont  l’angle  du 
pinceau  lumineux  de  110",  tandis  que 

: * rjij.  iiAf. 

la  plaque  A a trois  écrans  circulaires  ConJcn«alcur  achromiliquc  de  Ross- 
pour  arrêter  à différents  degrés  les  rayons  centraux,  trois  arrêts 
marginaux  pour  limiter  le  passage  des  rayons  en  dilférents  points  de 
la  circonférence  et  une  ouverture  supplémentaire  pour  recevoir  un 
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écran  de  la  forme  et  de  la  grandeur  que  désire  l'observateur.  La 
tranche  de  chacun  de  ces  plateaux  porte  des  indications  qui  servent 
à guider  ropèralcur  et  lui  montrent  le  diaphragme  ou  l’écran  qu’il 
utilise.  Il  faut  ajouter  que  la  lentille  extérieure  peut  être  enlevée 
de  telle  sorte  qu’on  peut  en  employer  deux  ou  même  une  seule  pour 
former  un  côndenseur  qui  convient  alors  parfaitement  avec  les 
objectifs  de  moyenne  force. 

Éclairage  à rayon*  parallèle*  de  Dujardin. 

569.  On  sait  que  pour  les  faibles  grossissements,  il  suffit  de 
réfléchir  la  lumière,  par  un  simple  miroir  plan,  qui  produit  le 
même  effet  que  si  le  microscope  était  dirigé  sans  miroir  vers  le 
ciel.  Mais  dès  qu’on  arrive  à 100  diamètres  ou  au-dessus,  un 
miroir  plan  ne  suffit  plus , parce  que  l’absorption  de  la  lumière 
par  les  lentilles  s’accroît  en  même  temps  que  leur  pouvoir  am- 
plifiant. On  augmente  alors  l’intensité  de  la  lumière  en  rem- 
plaçant le  miroir  plan  par  le  miroir  concave,  dont  le  foyer  tombe 
un  peu  au-dessus  de  la  surface  de  la  platine,  c’est-à-dire  à peu 
près  à la  surface  supèiieure  du  plaque  porte-objet  posé  sur  la  pla- 
tine. Lorsqu’avec  ce  mode  d'éclairage  on  se  sert  d’un  fort  pouvoir 
amplifiant,  il  concourt  à produire  sur  le  contour  des  objets  des  phé- 
nomènes de  diffraction  et  de  dispersion  qui  les  font  paraître  entou- 
rés d’une  frange  colorée  effet  d'autant  plus  prononr.é  que  le  corps 
est  plus  étroit. 

On  peut  éviter  en  grande  partie  ces  effets  en  faisant  en  sorte 
que  les  rayons  illuminants  aient  leur  foyer  sur  le  point  même 
qu’on  observe  ; parce  qu’au  delà  ces  rayons  continuent  leur  route 
en  divergeant,  comme  .*i'ils  partaient  du  corpuscule  qu’on  illu- 
mine, et  par  conséquent  sans  être  désormais  dûpersés  chromati- 
quement.  Dujardin  a imaginé  un  instrument  qui  fait  disparaître 
ces  effets  autant  que  le  permet  l'imperfection  de  ces  appareils  phy- 
siques. 

570.  Pour  se  servir  de  cet  appareil  de  manière  à en  obtenir  tout 
l’effet  qu'on  désire,  il  faut  remplacer  le  miroir  par  un  prisme 
(fig  101,  a),  parce  que  la  réflexion  est  plus  complète  et  qu'il  n'y  a 
point,  comme  avec  le  miroir,  une  doubleréflexion  ; celle  de  l étamage 
et  celle  de  la  surface  extérieure  de  la  glace.  En  outre,  avec  un 
prisme,  il  faut  recevoir  la  lumière  aussi  horizontalement  que  pos- 
sible, ou  au  moins  sous  un  angle  de  70"  à 75“,  afin  d’avoir  une  ré- 
flexion presque  totale. 
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Le  faisceau  de  lumière  rénèchi  par  le  prisme  dans  l'axe  de  Lins* 
trument,  traverse  l’appareil  à éclairage  ou  concentrateur  o c,  formé 
de  trois  lentilles  achromatiques,  o,  x,  c,  qui  réunissent  et  concen- 
trent la  lumière  sur  un  seul  point  z de  l'objet  à étudier.  Ces  len- 
tilles, concentrant  de  plus  en 
plus  le  faisceaux  lumineux, don- 
nent une  grande  intensité  à la 
lumière;  en  même  temps,  on 
a une  grande  netteté  de  bords 
de  l'objet,  par  suite  de  la  des- 
tniction,  à l’aide  d'un  heureux 
choix  de  lentilles,  des  aberra- 
tions de  sphéricité  et  de  réfran- 
gibilité. 

Pour  reconnaître  la  bonté  de 
l’appareil  et  s’assurer  si  son 
foyer  tombe  exactement  sur  le 
porte-objet,  on  choisilune  mire 
éloignée  m n,  dont  l'image  ré- 
fléchie par  le  prisme  vient  se 
peindre  en  z,  au  foyer  de  la 
lentille  c dans  des  dimensions 
microscopiques.  Cette  image  se 
trouve  alors  grossie  par  le  mi- 
croscope plus  ou  moins  suivant 
les  combinaisons  d’oculaire  et  d’objectif  employées.  Ainsi  grossie 
de  trois  à cinq  cents  fois,  par  exemple,  on  peut  juger  que  l’ap- 
pareil est  bien  construit  s’il  fait  voir  nettement  des  fils  ou  des 
barreaux  de  fer  à la  distance  de  300  mètres. 

L’objet  pris  pour  mire  perd  de  sa  netteté,  si  on  ne  se  met  pas  à 
l’abri  de  toute  lumière  étrangère  ou  superflue,  c’est  pourquoi  un 
miroir  parallèle,  introduisant  toujours  une  double  image,  ne  vaut 
pas  un  prisme.  On  se  débarrasse  de  la  lumière  superflue  à l'aide 
d’un  diaphragme  D,  n’ayant  que  l’ouverture  nécessaire  pour  laisser 
arriver  le  faisceau  dont  on  a besoin  ; en  variant  l'ouverture  et  l’é- 
loignement du  diaphragme,  on  arrive  très-vite  à connaître  pur 
tâtonnements  l'ouvei’ture  et  la  distance  convenables.  Un  autre  dia- 
phragme d,  placé  dans  l’intérieur  du  concentrateur  supprime  les 
rayons  transmis  par  les  bords  de  la  lentille  o et  arrête  la  lumière 
réfléchie  par  les  parois  du  tube.  En  réduisant  le  faisceau  à sa 
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partie  centrale,  il  augmente  la  netteté  des  bords  et  empêche  que  les 
images  ne  soient  noyées  dans  la  lumière. 

Cet  appareil  peut  également  servir  à concentrer  la  lumière  d’une 
lampe;  mais  il  faut  alors  éloigner  le  concentrateur  du  porte-objet, 
parce  que  sa  longueur  focale  s’allonge  à mesure  que  le  foyer  lumi- 
neux se  rapproche. 

Un  des  inconvénients  de  cet  appareil  est  la  nécessité  d’em- 
ployer exclusivement,  comme  porte-objet,  des  lames  de  verre 
d’une  même  épaisseur,  ou  assez  minces  pour  que  le  foyer  concen- 
trateur, qui  se  trouve  à 2 niilliinétres  au-dessus  de  lui , atteigne 
leur  face  supérieure.  Il  perdrait  tous  ses  avantages  s’il  n'a' ail  tou- 
jours exactement  son  foyer  sur  la  face  supérieure  de  la  lame  de 
verre  ou  sur  les  objets  qu’on  étudie,  de  sorte  que  la  moindre  dif- 
férence d’épaisseur,  soit  de  l’objet,  soit  du  liquide  qui  l’entoure, 
oblige  de  le  changer  un  peu  de  position.  Aussi  sa  monture  est  dis- 
posée de  manière  à remplacer  les  diaphragmes  dont  nous  avons 
déjà  parlé,  et  qui  se  meuvent  au  centre  de  la  platine  au  moyen  de 
leviers  à mouvement  vertical  (fig.  KH,  /). 

Cet  instrument,  est  surtout  très-utile  qpiand  on  veut  faire  une 
étude  approfondie  de  l'organisation  des  infusoires  ou  d’autres  ani- 
maux de  petit  volume  et  transparents. 

Des  éclairages  à l’aide  de  la  lumière  oblique. 

571.  Au  lieu  de  faire  arriver  la  lumière  verticalement  de  bas  en 
haut,  on  peut  la  faire  tomber  obliquement  sur  l’objet  que  porte  la 
platine.  Alors  au  lieu  de  voir  seulement  un  plan  ou  coupe  de  l'objet, 
celui-ci  SC  montre  comme  un  solide  sphérique  ou  polyédrique,  et  son 
ombre  est  projetée  sur  le  côté  comme  celle  d’un  corps  éclairé  parle 
soleil.  Un  même  temps  il  parait  brillant,  et  rélléchil  la  lumière 
comme  l’argent  mat.) 

L’examen  fait  à l’aide  de  la  lumière  oblique  n’apprend  en  gé- 
néral rien  de  plus  qu'avec  l’éclairage  direct.  On  a seulement  sous 
les  yeux  un  spectacle  curieux  et  inaccoutumé.  Il  est  cependant  utile 
d’éclairer  ainsi  pour  voir  plus  nettement  certaines  lignes  pâles  des 
navicules,  etc.,  où  se  terminent  les  rdaments  des  spermatozoïdes, 
comment  sont  limitées  certaines  fibres  ou  cellules  très-minces; 
mais  ce  sont  des  cas  assez  rares.  On  peut  aussi  distinguer,  plus  ra- 
pidement qu’avec  l'éclairage  ordinaire,  si  une  granulation  molécu- 
laire est  à la  surface  ou  dans  l’intérieur  d’une  cellule. 

■ Cet  éclairage  a pour  inconvénient  de  faire  perdre  de  la  lumière.  Il 
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peut, ''dans  certains  cas.  faire  prendre  pour  des  granulations  placées 
àla  surface  d'une  cellule  desimples  prolongements  de  ce  corpuscule, 
à cause  de  l'ombre  projetée,  etc.,  telles  que  les  dentelures  des  globu- 
les de  sang  devenus  frangés  par  altération.  11  faut  quelque  atten- 
tion pour  é'iter  crtle  erreur.  Enfin,  les  noyaux  et  les  granulations 
contenus  dans  les  cellules  cessent  parfois  al  n-s  d'être  visibles. 

57^.  11  y a deux  manières  d'éclairer  obliquement  l'objet,  par  le 
miroir  ou  par  un  prisme.  Dans  la  première,  il  faut  que  la  platine 
soit  percée  d’un  trou  plus  large  qu’à  l’ordinaire  et  qu'elle  soit  plus 
élevée,  afin  que  le  miroir  puisse  exécuter  de  grands  mouvements 
de  latéralité;  car  les  effets  ne  sont  bien  marqués  qu’autant  que  la 
lumière  frappe  l’objet  sous  un  angle  de  30“  ou  environ.  L’élévation 
de  la  platine  et  l’impossibilité  d’appliquer  ce  moyen  aux  rnicr^  scopes, 
tels  qu’on  les  fait  généralement,  pour  qu’ils  remplissent  les  coudi- 
tions  de  stabilité  et  de  commodité  désirables,  seront  toujours  un 
obstacle  à son  emploi.  11  a pourtant  sur  le  prisme  l’avantage  de 
pouvoir  examiner  l’objet  sous  toutes  les  inclinaisons  du  faisceau 
de  lumière  qu’on  désire  obtenir.  Mais,  en  pratique,  c’est  là  peu 
de  chose,  et  surtout  l’usage  de  cet  instrument  est  si  limité,  que  ce 
fait  est  en  réalité  sans  importance. 

C'est  aux  micrograplies  anglais  qu’on  doit  d’avoir  rendu  cou- 
ramment applicable  l’emploi  de  la  lumière  oblique,  la  disposi- 
tion de  leurs  microscopes  se  prêtant  facilement  à cette  modifica- 
tion. 11  suffisait,  en  effet,  de  fixer  le  miroir  sur  une  articulation 
permettant  d’écarter  celui-ci  hors  de  l’axe.  (Voy.  pages  145  et  119.) 

La  généralisation  de  ce  moyen  date  de  1845  à 1846;  à celte  épo- 
que, les  microscopes  des  opticiens  du  continent  ètaientpresque  tous 
montés  à tambour  (voy.  p.  141),  c’est-à-dire  que  le  miroir  était  fixé 
et  enfermé  dans  une  boite  de  cuivre,  de  sorte  qu’il  était  presque  im* 
possible  de  le  déplacer  d’une  certaine  quantité,  l’our  obvier  à cet 
inconvénient,  M.  Nachet  adapta  à scs  instruments*  un  prisme  rem. 
plaçantà  volonté  le  diaphragme.  Ce  prisme  (fig.  102.  a icd)  est  taillé 
de  manière  à dévier  les  rayons  que  concentre  le  miroir  sur  l’objet 
et  à les  faire  tomber  sur  lui  sous  un  angle  de  30“.  Il  est  porté  par 
line  monture  semblable  à celle  d'un  diaphragme  , et  se  place 
comme  lui.  Cet  avantage  supplée  à rinconvénienl d'éclairer  sous  un 

* Machet,  Apparéil  denliné  â pûrmeHre  Véctairage  pdr  nrtr  Imnière  obliqué  dés 
objet»  que  l'on  observe  au  microscope  (Comptes  rendus  des  séances  de  rAcadêinic 
des  sciences.  Paris,  1847,  in-4»,  l.  XXIV,  p.  y7t>-977). 
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angle  fixe.  Il  répond,  du  reste,  amplement  aux  besoins  des  anato- 
mistes, auxquels'il  ne  devient  nécessaire  que  dans  des  cas  spéciaux. 

Cet  appareil  se  compose  d’un  prisme  oblique  abcd,  sur  les 
faces  ab  el  cd  duquel  on  colle  des  lentilles  d’un  rayon  déterminé. 
De  cette  manière  on  concentre  les 
rayons  qui  le  traversent  et  l’on  dimi- 
nue beaucoup  la  perte  de  la  lumière. 
Cette  perte  résulte  de  ce  que  les  rayons, 
au  lieu  de  pénétrer  verticalement  dans 
l'objectif  O O suivant  l’axe  mo,  comme 
à l’ordinaire , arrivent  obliquement, 
suivant  la  ligne  no,  en  faisant  un  angle 
de  30°  mon  avec  l'axe  mo. 

Les  rayons  Im,  après  s’étre  réfléchis 
sur  le  miroir  m,  pénétrent  la  face  a b 
du  prisme  qui  les  fait  converger,  et,  au 
lieu  de  suivre  l’axe  m o,  ils  se  réflé- 
chissent en  r sur  la  face  oblique  bc,  et 
de  nouveau  sont  réfléchis  en  v sur  la 
face  ad.  De  là  ils  émergent  en  n parla 
face  courbe  et  oblique  cd,  qui  les  con- 
centre sur  l’objet  it,  placé  sur  le  porte- 
objet,  au  foyer  de  l’objectif  00.  Le 
prisme  est  disposé  de  telle  sorte,  que 

les  rayons  n o fassent  avec  l’axe  m o 
rig.  lOi.  Eclairage  oblique  deNiclict.  ■ -n..  ■ . i. 

un  angle  m o n = 30°,  qui  est  1 angle 

le  plus  favorable  pour  l’examen  des  objets.  Pour  cela,  l’angle 

bad  = 105°;  abc  = 60°;  bed  = 150*  et  ade  = 45°. 

Influence  des  obliqailés  de  la  lumière  sur  l'aspect  des  corps 
microscopiques. 

573.  Rappelons  ici  que,  dans  la  réfraction  des  rayons  obliques 
(fig.103)  qui  viennent  frapper  un  objet  A fi  placé  sous  le  microscôpe, 
la  déviation  qu'ils  éprouvent  est  d'autant  plus  considérable,  que 
l’obliquité  du  rayon  est  plus  grande  ; le  rayon  A H qui  tombe  per- 
pendiculairemenl  ne  subit  aucune  réfraction  ; les  rayons  voisins 
sont  faiblement  déviés,  et  à mesurequ’on  s’éloigne  de  la  perpendi- 
culaire, la  flexion  devient  plus  grande  i4  A' jusqu'à  ce  qu’enfin  les 
rayons  AD  et  fi  fi  n'entrent  plus  dans  K E,  qui  est  censé  repré- 
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senter  la  face  inférieure  de  l'objectif  placé  au-dessus  du  corps  qu’on 
suppose  être  en  A M.  C'est  à ce  point  que  commence  ce  qu'on  a ap- 
pelé la  réflexion  totale  de  ces  rayons  qui,  de  la  sorte,  ne  traversent 
pas  l’objectif  et  n'arrivent  pas  à l'œil  de  l'observateur. 

Quand  les  rayons , dont  toujours  beaucoup  traversent  ainsi 
obliquement  l'épaisseur  d'une  préparation,  rencontrent  dans  cclle- 


Fig.  103. 


ci  un  corpuscule  physiquement  ou  chimiquement  hétérogène,  par 
rapport  au  reste  de  la  masse,  il  sont  réfractés  et  peuvent  être  inflé- 
chis au  point  de  ne  plus  entrer  dans  l’objectif.  N'arrivant  pas  à 
l'œil  de  l'observateur,  ils  deviennent  une  des  causes  qui  font  que  la 
partie  des  corpuscules  qui  les  dévie  donne  à la  rétine  l'impression 
de  l'absence  partielle  ou  totale  de  lumière,  c’est-à-dire  d’une  teinte 
noire  qui  tranche  plus  ou  moins  sur  la  portion  ambiante  qui  est 
d'autant  plus  illuminée  qu'elle  a laissé  passer  plus  de  rayons. 

C’est  ainsi  que  des  corps  sans  coloration  propre  peuvent  paraître 
plus  ou  moins  noirs  sur  leurs  bords  ou  ailleurs  quand  ils  sont  vus 
ainsi  par  lumière  réfractée  sous  le  microscope.  C'est  de  la  sorte  que 
le  noyau  d'une  cellule  chimiquement  différent  de  celle-ci  devient 
visible  au  centre  de  cette  dernière  parce  qu'en  raison  do  ce  qui  vient 
d’ètre  dit,  sa  périphérie  ou  son  centre  dévient  ainsi  la  lumière. 

Au  lieu  d'étre  ainsi  produite  par  réfraction,  la  déviation  de  la  lu- 
mière qui  l'empéche  d'arriver  jusqu’à  l'œil  de  l’observateur  et  qui 
donne  une  teinte  noirâtre  à l'image  de  la  particule  qui  l'effectue, 
peut  être  produite  par  réflexion  quand  elle  rencontre  sous  certaines 
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incidences  les  surfaces  conliguüs  de  deux  corps  immédiatement 
juxtaposés,  lors  même  qu'ils  sont  chimiquement  semblables. 

C'est  ce  que  l’on  observe  à chaque  instant  dans  les  préparations 
formées  de  cellules  ou  de  fibres  accolées  l'une  à l'autre,  dont  les 
surfices  physii|uement  distinctes  rélléehissent  ainsi  une  pai-tie  de  la 
lumière  qui  pénétre  leur  substance,  au  point  qu  elle  n'arrive  pas 
dans  l'objectif.  De  là  vient  que  l’image  de  ces  surfaces  (vues  en 
projection  ou  coupe  suivant  un  de  leurs  bords)  se  présente  sous 
l’aspect  de  lignes  noires  ou  au  moins  grisâtres,  d'autant  plus  fines 
et  plus  pâles  que  la  juxtaposition  est  plus  immédiate,  que  les  surfa- 
ces de  contact  sont  plus  lisses.  Si,  au  coniraire,  elles  sont  grenues 
ou  ont  été  rendues  rugueuses  par  certains  agents  coagulants,  il  y a 
davantage  de  lumière  déviée  et  les  lignes  indiquant  la  place  des 
surfaces  de  contact  se  dessinent  plus  épaisses  et  plus  noires  sur  la 
rétine. 

Cola  est  au  point  que,  faute  d'avoir  connu  ces  particularités  opti- 
ques (nécessaires  pour  une  exacte  interprétation  des  observations 
faites  sous  le  microscope),  des  auteurs  ont  interprété  les  aspects 
physiques  dont  la  cause  vient  d’étre  indiquée  coinrno  .s’ils  étaient 
dus  à la  présence  d’une  substance  réellement  distini  te  des  élé- 
ments contigus  et  leur  étant  interposée.  De  là  vient  que,  pour  se 
rendre  compte  de  ces  effets  de  déviation  lumineuse,  effets  seuls 
réels,  on  a supposé  l’existence  de  celte  .substance  fictive  qui  serait 
destinée  à coller  entre  elles  les  fibres  musculaires  viscérales,  les  cel- 
lules épithéliales,  etc.,  et  qui  est  dite  ciment  (Kitlsubslam)  par  des 
micrographes  qui  en  ont  ainsi  admis  la  présence  alors  que  d'autre 
part  ils  nient  celle  des  substances  amorphes  dites  inlercellulaires 
ou  interfibrillaires. 

57i.  bien  de  plus  important  â connaître  que  ces  particularités 
pour  arriver  à interpréter  exactement  les  aspects  de  ce  genre,  si 
fréquents  dans  les  préparations  des  tissus  animaux,  et  que  l'em- 
ploi des  réactifs  durcissants  exagère  dans  presque  tous  les  tissus, 
embryonnaires  surtout,  par  le  fait  qui  vient  d’élre  indiqué  ; exagé- 
ration qui  devient  une  cause  de  visibilité  plus  facile  des  parties 
microscopiques,  mais  qui  a aus.si  été  la  cause  d'erreurs,  comme  on 
vient  de  le  voir,  par  le  fait  dos  observateurs  peu  au  courant  des 
données  de  la  physique  et  non  par  le  fait  de  l’instrument. 

Ainsi,  par  exemple,  les  plans  de  division  de  la  segmentation  qui 
amène  l'individualisation  des  cellules  épithéliales,  une  fois  ce  phé- 
nomène achevé,  deviennent  les  plans  ou  surfaces  de  contiguïté  rèci- 
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proqiie  des  cellules  tant  qu’elles  sont  encore  juxtaposées.  Ils  se  mon- 
trent suivant  ces  lignes  de  contact  sous  forme  de  sillons  ou  de  lignes 
grisâtres,  souvent  très-pâles,  difficiles  à voir  sur  l’animal  vivant 
ou  sur  l’épithèlium  encore  frais.  Mais  ils  sont  plus  foncés,  plus 
nets,  quand  les  cellules  se  sont  durcies  et  sont  devenues  plus  gra- 
nuleuses , pur  suite  des  premières  modifications  cadavériques 
qu’elles  présentent  après  leur  ablation  ou  après  la  mort  de  l’animal. 
(Certains  sels,  comme  l’acétate  de  plomb  et  surtout  l’azotate  d’ar- 
gent, les  chromâtes,  l'acide  cliromiquc  et  autres  réactifs  en  coagu- 
lant la  substance  des  cellules,  ou  en  se  décomposant  et  se  précipi- 
tant à la  surfacc'et  dans  l'épaisseur  de  ces  éléments  qu’ils  colorent 
donnent  à ces  lignes  (marquant  la  place  des  surfaces  de  contact  ré- 
ciproque des  cellules)  une  plus  grande  épaisseur  et  une  teinte  plus 
foncée.  C’est  cet  aspect  qui  a,  par  erreur,  été  décrit  comme  dû  à la 
présence  d’un  ciment,  destiné  à unir  les  cellules  entre  elles,  mais 
par  des  auteurs  ne  connaissant  pas  le  mode  de  génération  et  d’in- 
dividualisation des  épithéliums  non  plus  que  les  données  précé- 
dentes. 


AltTICLE  III.  UE  l'emploi  DE  LA  LUMIÈRE  POLVRISÈE. 

r)75.  La  lumière  blanche  polarisée  donne  lieu  à dos  phénomènes 
de  coloration  très-remarquables  en  traversant,  soit  de  petits  cris- 
taux, soit  des  lames  cristallines  minces,  soit  des  tissus  placés  au 
foyer  de  l’objectif,  puis  un  prisme  biréfringent  superposé  à l’ocu- 
laire. Un  grand  nombre  de  sels,  des  bois  fossiles  réduits  en  lames 
minces,  rémail  des  dents,  les  muscles,  l’épiderme,  le  derme,  les 
cheveux,  les  fécules,  etc.,  sont  dans  ce  cas. 

Lorsque  par  une  étude  méthodique  de  ces  phénomènes,  on 
est  arrivé  à reconnaître  quels  sont  les  corps  qui  jouissent  de 
cette  propriété  et  qu’elle  en  est  l’intensité,  on  peut  s’aider  de  cet 
ordre  de  caractères  pour  distinguer  entre  elles  diverses  substances. 
L'importance  de  cet  examen  est  assez  grande  pour  que  si  habi- 
tuellement ou  a deux  microscopes  sur  la  table  de  travail,  on  doit 
laisser  à demeure  le  prisme  de  .Nicol  sous  celui  qui  est  muni  de 
faibles  objectifs,  alin  de  pouvoir  soumettre  à volonté  au  prisme 
analyseur  toute  préparation  dans  laquelle  on  pense  trouver  des 
corps  doués  de  la  double  réfraction. 

CefutHenri  FoxTalbolqui,en  ISrèi,  employa  1e  premier  un  appa- 
reil polarisateur  placé  au-dessus  de  l'oculaire  du  microscope  pour 
étudier  la  structure  des  corps.  (l‘liilo3ophical  Magazine.  London, 
Rü»ei.  — Hicrowapc.  _ 27 
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1832,  l.  V.)  Brewslor  l'utilisa  en  le  modiflant  peu  après  pour 
observer  les  phénomènes  de  polarisation  sur  divers  minéraux,  dos 
substances  animales,  et  minérales  d’où  le  nom  de  prisme  Brewster 
qui  lui  est  quelquefois  donné.  En  1834,  Biot  fit  construire  par 
Charles  Chevalier  des  appareils  polarisateurs  pour  les  microscopes 
qui  facilitèrent  et  répandirent  beaucoup  l’emploi  de  cet  ordre 
d’études. 

57().  Pour  suivre  l’action  de  la  lumière  polarisée,  il  faut  em- 
ployer un  appareil  particulier.  Cet  appareil  se  compose  de  deux 
parties.  La  première  est  un  prisme  dit  de  Nicol,  du  nom  du  physi- 
cien Hichard  Nicol,  d'Edimbourg,  son  inventeur.  Ce  prisme  est 
enchèssé  dans  une  monture  qu'on  substitue  aux  diaphragmes  è 
mouvement  verligal  du  centre  de  la  platine 
toutes  les  fois  qu’il  est  nécessaire  de  l’em- 
ployer. Ce  petit  appareil  s’appelle  le  potarisa- 
leur  et,  parfois,  mais  à tort,  il  est  dit  polari- 
scope  '. 

IjC  prisme  de  Nicol  osl,  comme  on  sait, 
formé  d’un  rhomboèdre  de  spath  d’Islande, 
d’environ  25  millimètres  de  longueur  (fig.  104, 
ne)  sur  9 millimètres  de  largeur  et  d’épais- 
seur. On  coupe  le  prisme  en  deux  parties  par 
un  plan  conduit  suivant  les  diagonales  parallèles  no  et  cv  de 
deux  des  longues  faces,  et  l’on  réunit  les  deux  parties  par  du 
baume  du  Canada  dans  la  position  qu’elles  avaient  d’abord. 
Comme  l’indice  de  réfraction  de  ce  baume  est  plus  petit  que  l'in- 
dice ordinaire  du  rhomboèdre  et  plus  grand  que  l’indice  extraordi- 
naire, le  rayon  ordinaire  se  réfléchit  totalement  sur  la  couche  de 
baume  interposée  entre  les  deux  prismes,  et,  par  suite,  le  rayon 
extraordinaire  est  le  seul  qui  émerge.  Ce  prisme  sert  ici  à faire 
arriver  sur  l’objet  placé  au  foyer  de  l’objectif  un  rayon  de  lumière 
blanche  polarisée. 

Après  avoir  traversé  l’objet  à étudier  et  tout  l’appareil  optique 
du  microscope,  le  faisceau  de  lumière  blanche  polarisée  rencontre 
à sa  sortie  de  l’oculaire  un  prisme  biréfringent  de  spath  calcaire. 
Ce  prisme  (fig.  105,  a b)  est  fixé  dans  une  monture  particulière  au- 
dessus  du  centre  d’une  sorte  de  capuchon  e f g h qui  peut  être  su- 


Fi«.  10*. 


* Voy.  Rahinct,  Sur  le  microtcopê  poifirixo/rur  (Comptes  rendus  des 

séances  de  l'Académie  des  sciences»  Pai*is»  1844.  t.  XIX,  p.  36). 
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peq)osé  à l'oculairc  et  qui  emboitc  la  partie  supérieure  du  corps 
du  microscope  i R.  Celle  moulure  est  percée  au  centre  c,  qui  cor- 
respond à la  fois  au  verre  oculaire 
supérieur  et  à la  face  inférieure  du 
prisme.  Cet  appareil  se  nomme  l'a- 
nalijseur.  Il  est  préférable  de  l’avoir 
ainsi  placé  sur  l’oculaire  et  mobile 
que  fixé  dans  le  corps  du  micro- 
scope au-dessus  de  l’objectif. 

Lorsqu’on  fait  arriver  le  faisceau 
lumineux  polarisé  sur  le  prisme  bi- 
rérringcnl  a b,  sans  lui  faire  traver- 
ser la  lame  cristalline,  on  voit  deux 
images  de  l’ouverture  c dont  l’in- 
tensité relative  varie  selon  la  posi- 
tion do  la  section  principale  du 
prisme  par  rapport  au  plan  de  po- 
larisation du  rayon.  Elles  se  rédui- 
sent à une  seule  quand  ces  deux  plans  sont  parallèles  ou  perpendi- 
culaires entre  eux  ; effets  qu’on  peut  obtenir  facilement,  parce  que 
la  monture  e/'ÿ  A tourne  à volonté  sur  le  microscope.  Si,  au  con- 
traire, on  place  au  foyer  de  l’objectif  une  lame  cristalline  ou  d’au- 
tres substances  susceptibles  de  donner  lieu  à des  phénomènes  de 
coloration,  la  lumière  polarisée  éprouve  réellement  une  double 
réfraction  en  traversant  ces  substances.  Mais  les  deux  faisceaux  ne 
se  séparent  pas  sensiblement  à cause  de  la  faible  épaisseur  de 
celles-là  ; de  sorte  que  le  prisme  reçoit  un  seul  faisceau  de  lumière 
comme  dans  le  cas  primitif.  11  dédouble  ce  faisceau  et  l’on  voit  deux 
images  de  l’ouverture;  de  plus  ces  deux  images  sont  colorées  de 
couleurs  complémentaires. 

Pour  bien  reconnaître  quelles  sont  les  substances,  placées  sur  le 
porte-objet,  qui  polarisent  la  lumière  et  celles  qui  ne  la  polarisent 
pas,  on  cache  l’une  des  images  circulaires  en  faisant  avancer  sur 
le  prisme  la  plaque  v x.  Alors,  lorsque,  en  faisant  tourner  ce  dernier 
sur  son  axe,  le  champ  du  microscope  est  devenu  obscur,  on  recon- 
naît les  substances  qui  polarisent  la  lumière  à ce  qu’elles  éclai- 
rent le  champ  dans  la  partie  qu’elles  occupent  en  lui  donnant  ou  non 
des  teintes  colorées,  tandis  que  les  autres,  telles  que  les  cristaux  de 
chlorure  de  sodium,  le  verre,  divei-s  tissus,  etc.,  restent  sans  action 
c’est-à-dire  laissent  obscur  le  champ.  Ces  derniers  corps  sont  dits 
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souvent  inactifs  ou  isotropes  ; ceux  qui  agissent  sont  inversement 
appelés  anisotropes. 

577.  Quand  le  champ  du  microscope  est  noir,  si  les  cristaux  pla- 
cés au-dessus  <lu  prisme  de  Nicol  paraissent  éclairés,  cela  tient  à ce 
qu’en  raison  de  leur  biréfringence  ou  de  leur  structure , ils  dépo- 
larisent la  lumière  éteinte  par  polarisation  ; par  une  action  inverse 
à celle  qui  a été  produite,  ils  la  ramènent  ainsi  à l’état  de  lumière 
naturelle.  (Voyez  poar  l'exposé  théorique  decesfaitsït  des  causes 
de  l’extinction  de  la  lumière  blanche  polarisée  dédoublée  par  l’ana- 
lyseur, les  Traites  de  physique,  et  Ch.  Robin  et  Verdeil,  Chimie 
anatomique,  Paris  1852,  t.  I,  p.  417  à 430.) 

Ces  cri>taux  peuvent  boi-ner  là  leur  action,  c’est-à-dire  ne  faire 
que  rendre  clair  le  champ  obscur  du  microscope;  mais  il  en  est 
d’autres,  aussi  bien  que  divers  corps  non  cristallisés,  qui  peu- 
vent en  outre  décomposer  celte  lumière  et  donner  des  images  colo- 
rées de  ces  solides  {polarisation  chronuitique).  Les  couleurs  que  déve- 
loppe la  lumière  blanche  polarisée,  en  traversant  les  lames  minces 
des  corps  qui  ont  action  sur  elle,  ne  sont  que  des  franges  très-larges 
produites  par  interférence.  (Arago;  1824  et  Œuvres  complètes, 
t.  Vil,  p.  367.)  Aussi  existe-t-il  un  deuxième  mode  de  polarisation 
généralement  chromatique  qui  est  indépendante  de  la  composition 
moléculaire  des  corps  et  de  leur  type  cristallin.  C’est  la  polari- 
sation lamellaire,  qui  résulte  d’une  action  spéciale  exercée  sur  la 
lumière,  par  des  lames  superposées  de  substances  monoréfringentes, 
ou  biréfringentes,  peu  importe.  Cette  action,  bien  distincte  de  la 
double  réfraction  moléculaire,  en  est  aussi  indépendante  ; elle  peut  lui 
être  comme  ne  lui  être  pas  a.ssociée;  elle  peut  aussi  exister  ou  ne  pas 
exister  simultanément  avec  elle,  dans  un  même  cristal.  C’est  la  po- 
larisation lamellaire  de  Biot.  (Comptes  rendus  des  séances  de  l Aca- 
démie des  sciences,  Paris  1841,  in-4”,  t.  XII,  p.  967.)  L’étude  des 
corpuscules,  organisés  ou  non,  visibles  à l’aide  du  microscope  offre 
de  nombreux  exemples  de  substances  que  leur  constitution  molécu- 
laire ou  chimique  rend  sans  action  sur  la  lumière  polarisée  et  qui 
pourtant  agissent  sur  elle  en  raison  do  leur  structure  ip  tinte,  lamel- 
Icuse,  fibrillaire  ou  striée  comme  le  font  les  corps  dot  és  de  la  pola- 
risation nwléculaire  chromatique  ou  non.  Ces  substances,  agissent 
sur  la  lumière  blanche  polarisée,  non  moléculaireiaent,  mais  par 
jnlarisation  lamellaire,  c'est-à-dire  comme  agrégat  ion  de  couches 
distribuées  en  systèmes  distincts  avec  un  ordre  rég  ilier  d’apposition 
dans  la  masse  qu’elles  forment.  Parmi  les  corps  bt  uts,  le  chlorure  de 
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sodium  et  le  verre,  isotropes  nalureilement,  dèpolarisent  la  lumière 
polarisée,  après  qu’ils  ont  été  trempes  par  refroidissement  brusque. 
Mais  ces  corps  et  d’autres  se  trouvant  dans  des  conditions  analogues, 
donnent  alors  des  dessins  dont  la  forme  est  en  rapport  avec  celle 
des  lames  de  verre,  etc.,  tandis  que,  pour  les  cristaux  biréfringents, 
la  forme  des  plaques  n’influe  pas  sur  ces  phénomènes  optiques. 

Ainsi  la  superposition  naturelle  des  matières  en  lamelles  minces 
imprime  à la  lumière  polariséequi  traverse  leurs  plans  interstitiels 
de  Jonction  des  inégalités  ou  intermittences  de  transmission,  d’où 
résultent  des  phénomènes  de  coloration,  par  inégale  dispersion  et 
interférence,  comme  dans  les  cas  où,  soit  la  compression,  soit  l’ex- 
pansion, artificiellement  opérées  dans  des  corps  cristallisés  ou  non 
cristallisés,  peuvent  y développer  une  double  réfraction  acci- 
dentelle. 

, ’ Biot  a depuis  longtemps  montré  que,  parmi  les  corps  organisés,  un 
des  plus  beaux  exemples  de  polarisation  lamellaire,  dans  lesquels  la 
forme  des  corps  influe  sur  celle  des  images  colorées,  est  fourni  par 
les  grains  de  fécules.  (Voyez  Biot,  Différences  physiques  entre  l'ami- 
don et  In  dextrine.  Comptes  rendus  de  l’Académie  des  'sciences, 
Paris,  1857  in-4“,  t.  V,  p.  905  et  t.  XVlll,  1844,  p.  795.)  Ce  fait 
est  surtout  tranché  dans  les  fécules  des  légumineuses.  Ce  sont  des 
faits  de  cet  ordre  qu’à  signalés  M,  Rouget  (Journal  de  la  Physiologie. 
Paris,  1862  in-8°,  p.  254  et  suiv.)comnie  phénomènes  de  polarisation 
uniquement  liés  A l'arrangement  de  parties  organiques,  au  mode  de 
juxtaposition  des  parties  composantes  de  ces  corps  et  à la  forme  des 
surfaces,  mais  non  A leur  constitution  chimique.  Ainsi,  l’eau,  la 
glycérine,  les  essences,  les  térébenthines,  les  corps  gras,  les  vernis, 
l’alcool,  la  gélatine,  la  chitine,  l'albumine  liquide,  etc. , ne  jouissent 
pas  de  la  double  réfraction.  Mais,  lorsque  les  bords  libres  des  min- 
ces couches  ou  des  gouttelettes  qu’ils  constituent,  viennent  à former 
unanglede  ±45"  avec  la  section  principale  du  prisme  de  Nicol,  agis- 
sant A la  manière  d'une  superposition  de  lamelles  minces  ils  pola- 
risent la  lumière  qui  les  traverse  et  la  colorent,  tandis  que  la  partie 
moyenne  des  lames  est  sans  action.  S'il  s’agit  de  gouttes  ou  de  soli- 
des à surfaces  convexes,  les  bandes  coloi-ées  ainsi  produites  par 
l’effet  des  surfaces  courbes  sur  la  lumière  polarisée,  s’étendent  plus 
ou  moins  loin  des  bords  de  ces  objets,  du  cété  de  leur  centre  ou  de 
leur  axe.  Les  plis  très-fins,  les  ondulations,  les  dépressions  ou 
stries,  et  les  saillies  de  ces  substances  et  autres,  comme  les  plisse- 
ments de  la  moelle  des  tubes  nerveux,  amenant  des  dispositions  de 
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la  surface  analogues  à celles  que  présente  l'aggrégalion  d’un  système 
de  lamelles  minces , des  phénomènes  de  polarisation  chromatique 
apparaissent  au  niveau  des  parties  saillantes  de  ces  inégalités. 

C'est  ce  qui  fait  que  les  poils,  les  plumes,  les  parties  à minces 
couches  concentriques  de  la  carapace  des  crustacés,  les  Hlaments 
de  coton,  de  soie,  divers  organes  épithéliaux,  chilineux,,  cartilagi- 
neux, tendineux,  osseux,  éburnés, adamantins,  etc.,  offrant  desdispo- 
sitions du  genre  des  préc.édeiitcs,  colorent  la  lumière  blanche  pola- 
risée, bien  que  les  substances  foiinanl ces  parties  et  autres  analogues 
soient  isotropes,  c’est-à-dire  ne  dédoublent  pas  les  rayons  lumineux. 
On  voit  réciproquement  ces  phénomènes  de  polarisation  lamellaire 
s'éteindre  sous  les  yeux  de  l’observateur,  quand,  par  exemple,  la 
potasse  gonflant  les  grains  d’amidon  détruit  leur  structure  pelli- 
culairc;  quand  ce  réactif  ou  d'autres  attaquant  les  nombreux  tissus 
fibreux,  striés  ou  lamellaires  qu'embrasse  l’énumération  ci-dessus, 
si  souvent  soumis  aux  investigations  de  cet  ordre,  détruit  les  iné- 
galités de  leurs  surfaces,  fait  disparaitre  les  plans  de  juxtaposition 
de  leurs  fibres,  etc.,  qui  amenaient  les  inégalités  de  la  transmis- 
sion, de  la  réfraction  et  de  la  dispersion  de  la  lumière  dans  leur 
profondeur  et  par  suite  sa  polarisation  chromatique. 

578.  La  perte  de  lumière  occasionnée  par  l’obligation  où  est 
celle-ci  de  traverser  les  prismes  force  parfois,  bien  que  rarement, 
de  se  servir  de  la  lumière  directe  du  soleil  réfléchie  par  le  miroir, 
qu’on  évite  au  contraire  dans  les  observations  ordinaires. 

Un  condensateur,  placé  au-dessus  du  prisme  polarisateur  de 
Nicol,  rend,  dans  ce  cas,  d’excellents  services  signalés  déjà  depuis 
longtemps  par  H.  de  Mohl.  Ce  condensateur  peut  être  formé  d’une 
lentille  plan-convexe  d’une  distance  focale  très-courte,  presque 
une  demi-sphère,  moyen  indiqué  par  Âmici,  ou  d’un  objectif  achro. 
matique  à grand  angle  (Wenham),  ou  encore  d’une  série  de  len- 
tilles non  achromatiques  disposées  comme  un  condensateur  achro- 
matique. (Amici,  Comptes  rendus  des  séances  de  l’Académie  des 
sciences,  Paris,  184t,  t.  XIX,  p.  36.) 

Si  on  place  les  plans  de  polarisation  perpendiculairement  l’un  à 
l’autre,  en  tournant  l’analyseur  de  90’,  on  arrive  a obscurcir  le 
champ  visuel  (obscurcissement  qui  doit  être  complet  dans  les  bons 
appareils),  et  les  corps  qui  réfractent  doublement  la  lumière  appa- 
raissent ou  éclairés  ou  bien  colorés. 

Pour  reconnaître  la  double  réfraction  quand  elle  est  faible  il  faut 
(aire  des  préparations  aussi  transparentes  que  possible.  Un  objet  pré- 


Digilized  by  Google 


423 


EMPLOI  DES  LAMES  SE3SIBLES. 

paré  dans  la  térébenthme  du  Canada,  qui,  pour  une  expérience  ordi 
naire,  serait  beaucoup  trop  transparent,  se  trouve  dans  des  con- 
ditions favorables.  On  peut  aussi  placer  les  objets  dans  la  laque 
copal  ou  clans  la  glycérine,  c’esl-à-dire  dans  un  milieu  qui  ré- 
fracte fortement  la  lumière  et  rend  l'objet  transparent.  (Ccrlach, 
G.  Valentin.  181)1.)  On  doit  éviter  avec  soin  toute  lumière  directe 
dans  ces  expériences  minutieuses  ; on  y réussit  en  plaçant  un  écran 
devant  ou  sur  la  platine. 

bc  fines  lames  de  sulfate  de  chaux  cristallisé  (gypse)  et  de  mica, 
d'épaisseurs  diverses,  fixées  ou  non  au-dessus  du  polarisateur,  con- 
stituent un  moyen  auxiliaire  souvent  employé  pour  obtenir  de 
vives  couleurs  et  pour  décider  si  des  tissus  animaux  sont  aniso- 
tropes ou  non;  en  d'autres  termes,  elles  accroissent  la  sensibilité  de 
l'appareil  polarisateur.  (Biol,  1841.)  On  les  oriente  d'abord  par  des 
tétonnements  graduels  au-dessous  de  45".  Les  lames  de  gypse  four- 
nissent des  couleurs  plus  vives  que  celle,  de  mica.  Parmi  ces  lames, 
(lames  sensibles  de  Biol,  1841),  les  plus  utiles  sont  celles  dont 
l'épaisseur  donne  le  rouge  de  premier  ordre.  Cependant  la  puis- 
sance de  l'appareil  polarisateur  du  microscope  est  aussi  augmentée 
par  l'emploi  de  lames  tellement  minces  que  le  champ  visuel  n'en 
peut  recevoir  aucune  couleur. 

Lorsque  le  champ  du  microscope  reste  obscur,  malgré  les  divers 
mouvements  imprimés  aux  prismes  ou  à l’objet  soumis  à l'examen, 
on  a la  preuve  que  ce  corps  n’agit  pas  sur  la  lumière  polarisée;  son 
action  se  manifeste,  au  contraire,  quand  il  devient  visible  en  tout 
ou  en  partie  et  qu'il  ,se  nuance  de  couleurs  variées.  Il  est  certains 
corps  qui  présentent  simultanément  les  deux  phénomènes.  Les 
granules  obtenus  avec  du  verre  fondu  puis  jetés  dans  l'eau,  les 
grains  de  fécule  ont  chacun  deux  méridiens  qui  se  coupent  é angle 
droit  et  n'agissent  pas  sur  la  lumière  polarisée,  car  ils  restent 
constamment  noirs;  mais  les  segments  compris  entre  ces  méri- 
diens présentent  des  couleurs  variées  qui  indiquent  leur  action. 
(Biol,  loc.  cil.,  1837.) 

Pour  observer  les  cheveux  et  autres  poils,  les  ongles  do  divers  ani- 
maux, qui  influent  fortement  parla  lumière  polarisée,  il  est  bon  de  les 
préparer  dans  l’huile,  la  glycérine  ou  d'ans  la  léréhenthine  du  Ca- 
nada. Les  autres  tissus  animaux  et  les  corps  cristallins  se  pré])arent 
comme  à l’ordinaire*. 

* Yoy.  Ch.  Bobin  et  Vet'deil,  C/itmiV  Paris, 1)^3,  t.  1,  p.424. 
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Sur  les  coupes  transversales  des  tissus  végétaux,  celles  des  pins 
surtout,  la  substance  intercellulaire  reste  obscure,  la  membrane 
primaire  des  cellules  offre  une  vive  clarté  ; les  couches  d’épaississe- 
ment des  fibres  ligneuses  n'offrent  qu’.'i  un  faible  degré  la  double 
réfraction  et  leur  couche  interne  non  lignifiée  est  brillante.  Les 
ponctuations  et  les  canaux  poreux  peuvent  donner  une  croix  noire 
comme  les  grains  de  fécule  et  comme  toutes  les  fois  que  des  cou- 
ches de  densités  différentes  sont  disposées  concentriquement  au- 
tour d'un  point.  (MobI,  Scliachl.) 

CHAPITRE  III 

DoonéM  ^éxkéralec  r«latives  k l'appareil  de  la  viaion. 

579.  Les  observations  qui  se  font  à l’aide  du  microscope  de- 
mandent une  bonne  vue  qui  ne  se  fatigue  pas  trop  facilement.  Un 
peu  de  myopie  sans  tendance  au  staphylome  vaut  peut-être  mieux 
que  de  la  disposition  à la  presbytie.  Quiconque  est  assez  heureux 
pour  possède!'  deux  yeux  également  bons,  doit  s’habituer  à s’en  ser- 
vir tour  à tour.  Les  personnes  qui  regardent  longtemps  de  suite  avec 
le  même  œil,  tandis  que  l’autre,  quoique  ouvert,  reste  dans  l'inac- 
tion, s’apercevront  combien  le  premier  gagne  en  force,  pendant  que 
le  second  prend  de  plus  en  plus  de  la  tendance  à faire  éprouver  une 
sensation  de  fatigue  ou  de  pesanteur.  Si  l’on  se  sert  ensuite  de  l’œil 
reposé  pour  remplacer  l’autre,  le  champ  visuel  paraîtra  beaucoup 
plus  clair.  Il  faut  du  reste  s’habituer  à tenir  fermé  celui  des  deux 
yeux  qui  ne  regarde  pas  dans  le  microscope,  car  les  deux  yeux 
éprouvant  des  impressions  lumineuses  d’intensité  différente  se  fa- 
tiguent alors  tous  les  deux  plus  vite  que  dans  le  cas  ou  l’un  des 
deux  reste  tout  à fait  au  repos. 

Frey  pense  qu’il  faut  au  contraire  s’habituer,  dés  le  principe,  à 
conserver  ouvert  l’œil  inactif  pendant  qu’on  regarde  avec  l’autre 
dans  l’instrument,  parce  que  l'atlenlion  se  concentre  si  fortement 
dans  l’œil  occupé,  que  les  impressions  qui  se  produisent  sur  l’œil 
non  employé  passent  inaperçues  pour  l’observateur.  Dans  le  cas  où 
un  œil  est  sensiblement  plus  faible  que  l’autre,  on  ne  doit  naturelle- 
ment consacrer  aux  travaux  microscopiques  que  l’œil  qui  est  bon. 

On  évitera  de  se  livrer  à des  recherches  microscopiques  im- 
médiatement après  le  repas.  Aussitôt  qu’on  éprouve  de  la  fa- 
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ligue,  il  faut  pendant  un  instant  cesser  ce  travail.  Celle  recom- 
mandation concerne  plus  paiTicnIiôrenient  les  commençants,  dont 
les  yeux  se  fatiguent  d'autant  plus  vile  qu'ils  ne  sont  pas  habi- 
tués à ce  genre  de  vision  et  qu’ils  font  des  efforts  inutiles  des  mus- 
cles de  l’œil  et  des  paupières  qui,  par  la  suite,' mieux  exercés,  sup- 
portent facilement  une  application  plus  longue.  A cet  égard  chacun 
doit  s’attendre  à se  fatiguer  davantage  et  plus  vile  au  début  de  ses 
études  qu’il  ne  le  fera  quand  l’expérience  lui  aura  appris  à obser- 
ver sans  plus  d’effort  que  loisqu’il  s’agit  de  lire. 

En  dehors  des  personnes  alleinles  d’iritis,  de  clioroïdites  ou  de 
conjonctivites  chroniques,  ainsi  que  de  staphylome  postérieur,  nul 
n’est  autorisé  à dire  sérieusement  que  ses  yeux  le  mettent  dans 
l’impossibilité  de  se  servir  du  microscope.  D’autre  part,  l’expé- 
rience des  préparateurs  d’objets  microscopiques,  et  des  construc- 
teui-s  qui,  comme  MM.  Nachet  et  Bourgogne  père,  observent  au 
microscope  depuis  près  de  50  ans,  celle  aussi  de  beaucoup  de 
savants  montre  que  ces  éludes  ne  déterminent  la  production  d’au- 
cune lésion  des  milieux  de  l’œil,  de  la  rétine  non  plus  que  de  la 
choroïde.  Tous  ceux  qui  se  sont  beaucoup  servis  du  microscope, 
s’accordent  sans  exception  é reconnaître  que  jamais  ils  n’a  produit 
sur  eux  de  trouble  visuel  proprement  dit. 

Un  peu  de  réflexion  en  rend  facilement  raison  ; il  suffit  de  regar- 
der successivement  dans  le  microscope  et  le  point  du  ciel  ou  la 
lampe  qui  fournissent  la  lumière  réfléchie  par  le  miroir,  pour  re- 
connaitre  que  la  différence  n’est  pas  considérable;  c’est-à-dire  que 
la  lumière  du  microscope  n’est  guère  plus  intense  que  celle  du 
foyer  lumineux,  à cause  du  peu  de  concavité  du  miroir  réflecteur. 
Les  faibles  pouvoirs  amplifiants  laissent  seuls  passer  beaucoup  de 
lumière,  et  alors  il  suffit  de  tourner  un  peu  le  miroir  pour  prévenir 
cet  inconvénient;  celui-ci  est  peu  de  chose,  sous  le  point  de  vue  de 
la  fatigue  des  yeux,  lorsque  l’objet  étudié  arrête  une  grande  partie 
de  la  lumière. 

Quant  aux  objectifs  forts,  la  perle  de  lumière  est  toujours  telle, 
que  celle  qui  arrive  dans  l’œil  n’est  par  plus  intense  que  celle  que 
réfléchit  une  feuille  de  papier  imprimé  ; il  faut  y joindre,  en  outre, 
la  suppression  d’une  partie  des  rayons  par  les  corps  étudiés,  et  l’on 
reconnaîtra  qu’à  cet  égard  il  n’y  a pas  plus  de  causes  de  fatigue  dans 
l’emploi  du  microscope  que  dans  la  lecture.  Aussi,, l’on  voit  bientôt 
que  celle  qu’on  éprouve  après  six  à huit  heures  et  même  p'Ius  d’ob- 
servations incessantes,  ne  diffère  pas  de  la  pesanteur  de  tête  ou  du 
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l^^er  affaissement  que  l’on  ressent  après  avoir  passé  le  même  temps 
à un  travail  intellectuel  quelconque.  Mais  cette  fatigue  n’est  pas 
moindre  ou  peut  même  survenir  plus  rapidement,  parce  que  l'ob- 
servation microscopique  exige  une  atlention  très-soutenue  et  une 
comparaison  incessante  des  objets  qu’on  a sous  les  yeux,  avec  ceUx 
plus  ou  moins  analogues  que  l’on  connaît  déjà. 

Il  est  facile  de  juger,  d’après  ce  qui  précède,  quel  compte  on 
doit  tenir  des  motifs  donnés  par  quelques  personnes  qui  cherchent 
à s’excuser  de  ne  pas  vérifier  les  observations  failes  à l'aide  du  mi- 
croscope, en  alléguant  la  fatigue  qui  en  résulte  pour  les  yeux. 

J'ai  remarqué  cependant  sur  moi  que  depuis  l’âge  de  quarante- 
cinq  ans,  après  une  â deux  semaines  d’observations  poursuivies 
tous  les  jours  pendant  cinq  à neuf  heures,  chaque  jour  en  deux 
séances,  un  scotome  ou  tache  noire  flottante  se  montre  dans  l’axe 
visuel,  et  suit  les  mouvements  de  l’œil.  Mais  il  cesse  de  se  montrer  • 
après  quatre  à cinq  jours  d’interruption  du  travail  microscopique. 

Il  ne  se  manifeste  en  tout  cas  que  lorsqu’on  se  sert  d’objectifs  plus 
forts  que  le  n“  3 de  Nachet;  au  bout  de  quelques  instants  même 
on  n’y  fait  plus  attention  et  il  ne  gène  plus  l’observation. 

580.  Il  est  important  pour  voir  nettement  les  objets,  sans  fati- 
gue et  pendant  longtemps,  qu’aucune  lumière  étrangère,  surtout  si 
elle  est  plus  vive  que  celle  ipii  traverse  le  microscope,  ne  vienne  en 
même  temps  qu’elle,  frapper  la  rétine.  Sans  cela,  ébranlée  diverse- 
ment, cette  membrane  n’est  plus  impressionnée  par  les  contours 
délicats  et  pâles  qu’il  s’agit  de  saisir,  et  on  éprouve  en  même  temps 
une  fatigue  trè.s-génante.  Aussi  faut- il  avoir  soin  d'écarter  du 
microscope  les  corps  blancs  ou  brillants,  de  garantir  l'œil  de  toute 
lumière  autre  que  celle  du  microscope,  en  plaçant  la  main  devant 
le  front  lorsqu’on  se  borne  à un  examen  passager;  mais,  pour  les 
observations  ordinaires,  il  faut  ramener  au-devant  de  l’œil  la  visière 
assez  longue  d’une  casquette  pour  le  bien  garantir,  ou  on  adapter 
une  appropriée  à cet  usage.  Toutes  ces  précautions,  dont  on  croit 
toujours  pouvoir  se  passer  quand  on  commence,  finissent  bientôt 
par  être  reconnues  comme  très-utiles,  sinon  indispensables. 

Pendant  l’examen  sous  le  microscope,  on  est  obligé  de  tenir 
l’œil  assez  près  de  l’oculaire  pour  embrasser  toute  l’étendue  du 
champ  visuel;  aussi  arrive-t-il  souvent  que,  si  on  n’est  pas  encore 
habitué  à cela,  les  mouvements  des  paupières  amènent  les  cils  au 
devant  de  la  pupille.  Etant  placés  prés  de  la  cornée,  ils  paraissent 
comme  de  gros  lilaments  qui  traversent  le  champ  du  microscope 
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et  masquent  plus  ou  moins  les  objets.  Mais  on  prend  vite  l'habitude 
de  tenir  les  paupières  assej;  longtemps  immobiles,  et  assez  ouvertes 
pour  que  cet  inconvénient  ne  se  produise  plus. 

ART.  I.  DK  LA  VISIO»  DISTIKCTE  DASS  LES  HICROSCOPES. 

581.  Lorsqu’on  Tait  usage  d’un  instrument  un  peu  puissant,  mi- 
croscope, lunette  ou  télescope,  on  ne  peut  faire  varier  l'ajustement 
nécessaire  à la  vision  nette  des  images  qu’entre  des  limites  très- 
peu  sensibles:  l’œil  semble  avoir  prasque  entièrement  perdu  sa  fa- 
culté d’accommodation.  C’est  de  cette  circonstance  mal  interprétée 
qu’est  venu,  sans  doute,  dit  avec  raison  E.  Verdet,  l’usage  de  parler, 
dans  la  théorie  des  instruments  d’optique,  d’une  distance  de  la  vi- 
sion distincte,  uni([ue  pour  chaque  observateur,  dont  on  fixe  arbi- 
trairement la  valeur  à 25  ou  50  centimètres  environ.  (Voy.  p.  205.) 

En  réalité,  lorsqu’un  observateur  doué  d’une  vue  normale,  c’est- 
A-dire  capable  de  voir  distinctement  A toute  distance  comprise  en- 
tre l’infini  et  une  limite  inférieure  déterminée  A,  place  un  verre 
convergent  au-devant  son  œil,  il  ne  peut  plus  voir  nettement  que  les 
objets  dont  l’image  virtuelle  se  forme  A une  distance  comprise 
entre  A et  l’infini. 

Si,  par  exemple,  la  distance  A est,  pour  la  vue  de  l’obsenateur, 
de  15  centimètres,  et  si  la  distance  focale  de  la  lentille  est  de 
2 centimètres,  on  trouve  par  le  calcul,  que  l’amplitude  de  l’accom- 
modation est  simplement  de  2 “"“,55 

Si  maintenant,  en  avant  de  l’oculaire  et  A une  distance  D,  se 
trouve  une  lentille  objective,  de  manière  à constituer  un  microscope 
composé,  on  ne  verra  nettement  que  les  objets  situés  de  façon  que 
l’image  réelle  formée  par  l’objectif  soit  A une  distance  de  la  loupe 
comprise  entre  5 et  f. 

Si  l’on  conserve  les  hypothèses  précédentes  sur  A et  /),  et  si  l’on 
suppose,  en  outre,  que  la  distance  D des  deux  lentilles,  soit  de 
20  centimètres  et  que  la  distance  focale  <i>  de  l’objectif  soit  de  5 mil- 
limètres on  trouve  quep, — p,estinfërieur  A un  centième  de  milli- 
mètre. 

D’ailleurs,  il  parait  assez  évident  que  l’œil,  lorsqu’il  regarde  un 
objet  A l’aide  d’une  loupe,  doit  tendre  A s’accommoder  pour  la  li- 
mite inférieure  A celle  de  la  vision  distincte,  afin  d’apercevoir 
l’image  virtuelle  de  l’objet  A une  moindre  distance,  et  d’y  discerner 
des  détails  aussi  petits  que  possible.  Il  en  est  sans  doute  de  même 
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lorsqu’on  fait  usage  do  la  liiiielle  astronomique,  de  la  lunette  ter- 
restre ou  du  léleseope. 

La  distance  minima  de  la  vision  distincte  est  donc  toujours  celle 
qu’on  doit  œnsidérer  dans  la  théorie  de  ces  instruments.  Si,  dans 
la  théorie  de  la  lunette  et  du  télescope,  on  considère  ordinairement 
un  œil  accommodé  pour  voir  nottcinent  é rinfini,  c’est  en  vertu 
d’une  conventio)!  arbitraire,  qui  n’a  d’auti-e  objet  que  de  simplifier 
les  formules. 

Ces  conclusions  sont  confirmées  par  l’inlluence  bien  connue  que 
la  pratique  fréquente  et  prolongée  des  observations  microscopiques 
ou  astronomiques  exerce  sur  la  vue  dos  observateurs,  en  dévelop. 
pant  chez  eux  la  myopie,  ou  en  la  rendant  plus  complète.  La  lunette  ' 
de  Galilée  reste  on  dehors  des  considérations  précédentes,  l’accxim- 
modation  de  l’œil  pour  la  limite  inférieure  de  la  vision  distincte 
étant  désavantageuse  lorsqu’on  fait  usage  de  cet  instrument.  (Voy. 

K.  Verdet.  Œuvres,  t.  III.  Cours  de  physique,  Paris  I8G9,  in-8"  t.  Il, 
p.  24;j  à 2f8.)  Il  sera  facile  en  effet  à tous  les  observateurs  qui  sont 
presbytes  de  voir  que  durant  l’examen  microscopique,  l’œil  n’est 
pas  absolument  à l’état  de  repos,  mais  bien  comme  le  dit  Verdet  dans 
l’état  d’adaptation  voulu  pour  la  vision  au  minimum  de  distance.  Pour 
moi,  en  pai-ticulier,  qui  suis  presbyte  tout  examen  microscopique 
de  (pielques  minutes  ou  prolongé  plusieurs  heures  me  prouve,  dès 
que  je  le  cesse,  qu’il  m’a  rendu  myope;  il  m’oblige  ù placera  14  ou  15 
centimètres  de  mes  yeux  les  caractères  que  je  lis  habituellement  à 
une  distance  de  ôü  centimètres,  et  ainsi  des  autres  pour  la  vision 
des  objets  éloignés.  Cette  accommodation  spéciale  disparait  au  bout 
de  5 à 10  minutes. 

MIT.  II.  IXFI.ÜE8CE  IIK  LA  l'IlESBYTIE  ET  DE  LA  MYOPIE 

sim  l’exame.n  des  objets  microscopiques. 

582.  Lorsqu’un  objet  a été  mis  au  ]ioinl  convenable  pour  être  vu 
nettement  par  une  personne  qui  a une  vue  ordinaire,  il  n’est  pas 
au  point  pour  toute  autre.  Les  myopes  sont  obligés  de  rapprocher 
l'objectif  de  l’objet  ; l'image  se  forme  alors  plus  loin  derrière  l’ob- 
jectif et  plus  près  du  verre  frontal  de  l’oculaire.  Les  presbytes  sont 
obligés  de  faire  exécuter  un  mouvement  en  sens  inverse  pour  mettre 
au  point. 

On  sait  aussi  qu’une  fois  l’objet  au  point,  tous  les  individus  ne  le 
voient  pas  de  la  même  grosseur.  Les  uns  le  voient  plus  grand  que 
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d’autres  ou  vice  versa,  ce  dont  ou  peut  s’assurer  en  Faisant  dessiner 
à plusieurs  reprises  le  même  objet  par  plusieurs  personnes,  en 
ayant  soin  de  recommander  à chacune  de  donner  à la  figure  les 
dimensions  de  l’image  qu’elle  voit  dans  le  microscope.  Lorsqu’on 
veut  répéter  l'expérience  sur  un  grand  nombre  de  personnes  ou 
plusieurs  fois,  il  suffit  de  prendre  un  objet  allongé  comme  un  che- 
veu et  d’en  indiquer  la  largeur.  Il  parait  y avoir,  à cet  égard,  de 
petites  différences,  encore  inexplicables,  entre  les  individus  voyant 
exactement  é la  mémo  distance. 

Chaque  observateur  peut  remarquer,  en  outre,  qu’il  voit  les 
objets  un  peu  plus  grands  ou  peu  plus  petits,  suivant  les  con- 
ditions physiologiques  où  il  se  trouve.  Ainsi  lorscpie  la  circula- 
tion est  activée  par  une  cause  quelconcpie,  que  les  yeux  sont  con- 
gestionnés, les  images  semblent  un  peu  plus  grandes  que  lorsqu’on 
les  étudie  depuis  quelque  temps,  de  manière  à adapter  l’œil  à cette 
vision  à courte  distance  et  à laisser  la  circulation  se  ralentir.  Ceci  tient 
probablement  à ccflque,  alors  les  images  qui  se  peignent  sur  la  rétine 
ïont  entourées  d’une  auréole  colorée,  comme  si  le  microscope  était 
imparfaitement  achromatique,  ou  comme  s’il  y avait  beaucoup  de 
diffraction  sur  les  bords  de  l’objet.  .Mais  peu  à peu  ce  phénomène 
diminue,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  bas,  à moins  que  la  cause 
de  la  congestion  ne  soit  permanente. 

583.  Les  causes  qui  influent  le  plus  sur  la  grandcuravec  laquelle 
sont  vus  les  objets  examinés  avec  le  microscope  sont  la  myopie 
et  la  presbytie.  Les  myopes  voient , en  effet , avec  cet  instru- 
ment les  images  toujours  un  peu  plus  grandes  que  les  pres- 
bytes. En  effet,  comme  en  nous  servant  du  microscope  c’est 
l’image  réelle  de  l’objet  grossi  par  l’objectil  que  nous  regardons 
avec  la  loupe  ou  verre  de  l'œil  de  l’oculaire,  le  lait  que  nous  avons 
signalé  (p.  H.3)  à propos  de  la  loupe  se  reproduit  ici.  Les  myopes, 
en  rapprochant  l’objectif  de  l’objet,  rapprochent  l’imago  de  la  loupe 
qui  sert  à l’examiner;  c’est  comme  si  (fig.  39,  p.  113),  au  lieu 
d’examiner  un  objet  en  a'  b',  on  le  plaçait  en  a b.  Dès  lors  les  rayons 
pénètrent  dans  l’œil  en  divergeant  davantage  et  vont  former,  dans 
le  second  cas,  sur  la  rétine  une  image  plus  grande  que  dans  le 
premier;  car  il  sous-tend  un  angle  optique  n'  où>a  o <>,  d’où  il 
résulte  que  la  figure  rs  peinte  sur  la  rétine  est  plus  grande  que  m n. 

L’effet  inverse  est  produit  dans  l’œil  des  presbytes  qui  sont  obli- 
gés d’éloigner  l’objectif  de  la  préparation.  La  distance  à laquelle  est 
reportée  l’image  peinte  sur  la  rétine,  n’étant  pas  celledela  vision  dis- 
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liiicle.ct  oliinl  la  môme  chez  les  myopes  el  les  presbytes,  ainsi  que 
nous  l’avons  vu  page  i30,  n’a  aucune  influence  sur  ce  phénomène. 
Aussi  les  myopes  figurcnt-ils  toujours  les  objets  qu'ils  examinent 
au  microscope  un  peu  plus  grands  que  ne  le  font  les  presbytes, 
avec  la  môme  combinaison  d 'objectifs  et  d'oculaires.  C'est  ce  qui  fait 
qu’il  est  rare  de  trouver  deux  observateurs  qui  attribuent  exacte- 
ment la  môme  grandeur  à un  objet  qu’ils  étudient  en  même  temps 
aussi  longtemps  du  moins  qu'il  n'est  pas  mesuré. 

584.  Nous  savons  que  l'œil  s’adapte  à la  vision  des  objets  micro- 
scopiques comme  lorsqu'il  s’agit  de  voir  à une  faible  distance. C’est  à 
cela  qu’un  doit  attribuer  ce  fait  que  d'abord  les  objets  vus  au  mi- 
croscope ii’ont  pas  des  contours  aussi  nets  qu’ après  quelques  ins- 
tants (l’étude  ; peu  à peu  des  détails  restés  inaperçus  apparaissent. 
Ceci  tient  également  à ce  que  la  rétine  s’habitue  la  lumière  de 
rinstruinent,  car  tantôt  elle  était  trop  vivement  impressionnée  d'a- 
bord, tantôt  au  contraire  elle  ne  l’était  pas  assez.  Aussi  il  faut  tou- 
jours un  certain  temps  d'examen  avant  d’arôiver  à distinguer 
nettement  tous  les  objets  qu’on  a souS 
les  yeux  et  d'ètre  à môme  d’observer 
avec  soin.  C’est  une  des  raisons  qui  font 
que,  dans  de  certaines  limites,  plus  on 
a l’habitude  du  microscope , plus  on 
demande  de  temps  pour  faire  une  bonne 
observation. 

On  sera  surtout  frappé  des  remarques 
précédentes  en  examinant  les  objets  le 
soir  à la  lumière  de  la  lampe.  Pendant 
le  premier  quart  d’heure  environ,  les 
objets  paraissent  avoir  des  contours  dif- 
fus et  entourés  d’une  auréole  irisée, 
qu’on  est  de  suite  porté  A attribuer  à 
rinstrument.  Nous  avons  déjà  vu  que 
cette  auréole  est  alors  réellement  plus 
grande  qu'à  la  lumière  du  jour,  et  que  le  plus  fin  diaphragme 
(fig.  106  A)  la  fait  diminuer;  puis,  après  quelques  minutes,  au  fur 
et  à mesure  que  l’œil  s’habitue  à cette  lumière,  on  voit  disparaître  de 
plus  en  plus  ces  pbéiiomèncs  d’irisation  qui  gênaient  l’observa- 
teur. 


Fi(t.  106. 

Portp'diaphrafrmo  (A),  qui  par  un 
rnouveim^nl  cxccoiriquc  se  ra> 
mène  snus  le  centre  de  la  platine 
el  reçoit  les  diaphragmes  AB,  le 
prisme  de  Nicol , etc.  (Voyez 
pages  40B  el  118.) 
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ART.  III.  DES  HOUCIIFS  VOLA.MES. 

585.  Pendant  rexamon  an  microscope,  on  peut  être  gêné  par  plu- 
sieurs espèces  de  mouches  volantes.  Il  faut  donc  savoir  les  dis- 
tinguer des  objets  qu’on  étudie.  Bien  qu'elles  dépendent  d’un  état 
particulier,  soit  statique,  soit  dynamique  de  l'œil,  le  report  de 
l’image  qui  frappe  la  rétine  à une  certaine  dist.ince  (voy.  p.  197- 
198)  fait  que  ces  mouches  se  montrent  dans  le  champ  du  micro- 
scojie,  sur  le  même  plan  qucriniage  des  objets  qu’on  examine. Cela 
porte  à croire  qu’il  s’y  trouve  quelque  objet  à étudier  alors  que 
nulle  préparation  n'est  posée  sous  l'objectif.  On  distingue  plusieurs 
espèces  de  ces  images  endoscopiques.  (Voy.  p.  401.) 

A.  Taches  briltunks  et  irisées. 

58(5.  Elles  .se  présentent  sous  forme  d’anneaux  concentriques, 
surtout  quand  on  a regardé  le  soleil,  ou  un  nuage  brillant,  ou  la 
lumière  d'une  lampe,  et  qu’on  porte,  les  yeux  sur  le  microscope. 
Elles  paraissent  alors  très-brillantes,  puis  rouges,  ou  tout  d’abord 
rouges,  puis  jaunes,  bleues,  et  s’évanouissent  après  avoir  passé  par 
les  teintes  intermédiaires  à ces  trois  couleurs  fondamentales. 

En  général,  elles  partent  du  centre  du  microscope,  se  portent 
en  bas  et  en  dedans,  ou  en  haut  et  en  delioi's,  et  se  perdent 
au  bord  du  champ  du  microscope  pour  reparaître  aussitôt  au 
point  de  départ,  avec  la  même  couleur,  et  présenter  la  même 
marche.  Ces  taches,  ordinairement  arrondies,  plus  ou  moins  lar- 
ges, masquent  les  objets  et  empêchent  de  les  observer  ; il  faut 
alors  fermer  les  yeux  jusqu'à  ce  que  la  rétine,  trop  fortemcnl 
ébranlée  par  cette  vive  lumière,  ait  repris  son  état  normal,  et  n’exa- 
miner au  microscope  qu’au  bout  de  quelques  minutes  quand  elles 
ont  disparu. 

Ces  taches  SC  montrent  quelquefois  quand  on  a marché  beaucoup 
avant  de  se  mettre  à examiner,  ou  quand  on  s’est  frotté  trop  forte- 
ment les  yeux,  ou  enfin  quand  une  cause  quelconque  détermine 
une  congestion  du  globe  oculaire.  Si  la  cause  n’est  pas  persistante, 
quelques  instants  de  repos  suffisent  pour  les  faire  disparaitre,  sur- 
tout en  tenant  les  yeux  fermés  ; elles  présentent,  du  reste,  beaucoup 
de  variétés,  suivant  les  individus  et  les  circonstances  dans  lesquel- 
les elles  se  produisent. 
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B.  Des  globules  et  des  filaments  de  l'œil. 

587.  Il  est  d’autres  mouches  volantes,  qui  ne  tiennent  pas  comme 
les  précédentes  à une  continuation  de  l 'ébranlement  de  la  rétine 
trop  vivement  impressionnée  par  la  lumière. 

Celles-ci  existent  dans  les  deux  yeux  et  se  voient  dés  qu’on  re- 
garde au  microscope,  mais  se  montrent  avec  une  intensité  variable 
et  aussi  avec  quelques  variétés  individuelles  de  forme. 

Lorsqu’on  les  examine  dans  le  champ  du  microscope,  sans  avoir 
placé  d’objet  au  foyer,  on  aperçoit  ces  mouches  sous  l’aspect  d’un 
amas  de  petits  globules  parfaitement  ronds,  tous  d’égal  volume,  à 
peu  de  chose  prés.  Il  remplissent  le  champ  du  microscope,  sauf 
un  espace  en  dehors,  égal  à un  sixième  environ  du  champ  et  un  au- 
tre espace  encore  plus  petit  en  dedans.  Deux  ou  trois  filaments 
llexueux,  très- pâles,  se  voient  un  peu  en  dehors  du  centre  de  l’amas 
de  globules,  quelques-uns  de  ceux-ci  leur  adhérent  (fig.  107); 

Cet  amas  est  limité  en  dehors  par  une  ligne  ou  filament  aplati, 
afcun  peu  brillant  au  centre,  paraissant  large  d’un  demi-millimè- 
tre, qui  est  rectiligne  ou  un  peu  courbé  en  bas,  et  traverse  le 
champ  du  microscope  de  bas  en  haut.  En  dedans,  il  est  limité  par 
un  filament  plus  brillant  que  le  précédent,  et  surtout  remarquable 
par'les  flexuosités  ou  ses  replis  sur  lui-méme,  qui  paraissent  être 
plus  ou  moins  mar()ués  suivant  les  individiw,  mais  sont  très-nom- 
breux dans  mon  œil  droit  cd.  Ce  filament,  à cause  de  ses  replis  ou 
contours,  occupe  une  surface  bien  plus  large,  mais  moins  allongée 
que  le  précédent. 

Tous  les  globules  et  tous  les  filaments  se  meuvent  ensemble  ; ils 
sont  solidaires  l’iiii  de  l’autre  dans  leurs  mouvements,  ou  du  moins 
s’ils  peuvent  s'écarlai'  un  peu  les  uns  des  autres,  c’est  dans  les  li- 
mites assez  étroites  et  d'une  manière  relative,  de  telle  sorte  qu’ils 
finissent  toujours  par  se  retrouver  à la  même  place.  Il  semble,  d’après 
cela,  appartenir  à la  même  masse,  et  se  mouvoir,  comme  le  ferait  un 
nuage  floconneux  en  suspension,  dans  un  liquide  et  parsemé  de  glo- 
bules ; mais  on  no  voit  rien  dans  l’intervalle  des  globules,  si  ce  n’est 
quelquefois,  et  d’une  manière  presque  douteiisOj  de  minces  fila- 
ments comme  ceux  d'une  toile  d’araignée  allant  en  divers  sens  d’un 
globule  à l’autre. 

Il  y a deux  plans  de  globules;  les  uns  paraissent  plus  rapprochés 
de  l’œil,  à contours  plus  nets , les  autres,  plus  profonds  ou  plus 
éloignés,  plus  pâles,  à contours  plus  vagues  : ces  deux  plans  de 
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globules  se  meuvent  (pioiqucfois  en  sens  inverse  l'un  de  l'autre, 
mais  dans  une  petite  étendue,  et  ils  reprennent  aussitôt  leur  place. 

Quoique  cette  sorte  de  nuage,  formé  parles  globules  et  filaments, 
paraisse  toujours  se  mouvoir  en  dedans  et  en  bas  à cause  du  mou- 
vement de  l’œil,  on  peut,  en  soutenant  la  tête  avec  les  deux  mains 


Fis  107*. 


et  tenant  les  yeux  immobiles,  le  maintenir  fixe  un  instant  ; mais  au 
moindre  mouvement  de  la  tête  et  de  l’œil,  il  bouge  aussitôt.  Au.ssi 
en  inclinant  la  tête  et  dirigeant  l'œil  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
on  peut  faire  mouvoir,  en  ces  divers  sens,  cette  agglomération,  de 
manière  que  le  filament  qui  le  limite  en  dehors  soit  amené  jusqu’au 


* Li  flsnre  107,  repi-ésenlfî  d’apr<}s  le  dessin  que  i’en  al  fait  en  tfUO,  les  mouches 
volantes  de  mon  oeil  droit,  qui  n’oiit  pas  changé  depuis,  n b.  Filament  visible  sur  le 
cAté  externe  du  champ  du  microscope;  mais  ici  placé  en  haut,  la  n^mre  ayant  été 
retournée  parle  qravenr.  cd.  Petits  fllaments  flexiieux  placés  en  dedans  ol  en  bas. 
e f.  Petiu  globules  ronds  qui  les  accompagnent, 

Itoan.  — Microscope.  28 
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centre  du  champ  visuel  et  même  au  delà.  On  reconnaît  alors  qu'un 
certain  nombre  de  globules  est  placé  en  dehors  de  ce  filament  (e) 
et  qu'il  ne  les  limite  pas  d'une  manière  tout  à fait  précise.  On  re- 
connaît aussi  qu'en  bas  il  est  un  peu  recourbé  en  faucille  (de  b en  /) 
et  qu'il  s'étale  en  fines  stries  en  filaments  derrière  l'amas  des  glo- 
bules (/). 

Il  est  possible  d'amener  en  sens  inverse  le  filament  interne  et 
floïueux;  on  aperçoit  alors  en  dehors  de  lui  un  ou  deux  autres  fila- 
ments également  llexueux  et  brillants,  dirigés  obliquement  vers  lui 
(au-dessous  de  d)  ; mais  comme  il  est  fort  difilcile  de  maintenir 
l'œil  fixe  dans  la  position  où  ils  sont  visibles,  on  ne  peut  les  étu- 
dier. 

.'>88.  Voici  la  description  de  chacune  des  parties  constituantes  de 
ce  nuage. 

Les  globules  (entre  c,  e,  f)  sont  parfaitement  ronds,  assez  rappro- 
chés les  uns  des  autres,  et  paraissent  avoir  un  peu  plus  d'un  demi- 
millimètre  de  diamètre.  Ils  présentent  un  point  brillant  au  centre, 
entouré  d'un  cercle  foncé  et  très-net,  environné  lui-même  par  un 
deuxième  et  dernier  anneau  externe  concentrique  et  brillant  comme 
le  point  central.  Ceux  du  plan  plus  profond  ou  plus  éloigné  n'en 
différent  que  par  moins  de  netteté  des  contours  de  chaque  anneau 
concentriipie.  I‘lusienrs  d'entre  eux  sont  en  contact  deux  à deux  et 
empiètent  l'nn  sur  l'autre,  de  manière  à ce  que  leurs  anneaux  noirs 
soient  en  contact. 

Quelques  personnes  voient,  en  outre,  des  globules  plus  grands, 
plus  transparents,  rares  et  dispersés,  libres  et  non  liés,  pour  ainsi 
dire,  entre  eux  comme  les  autres.  Ils  n'occupent  pas  toujours  le 
même  point  dans  le  champ  de  la  vision  ; tantét  il  n'y  en  a pas, 
tantôt  on  en  voit  passer  plusieurs.  Quelquefois  l'un  d'entre  eux 
vient  se  fixer  dans  l'axe  des  rayons  visuels  et  gène  l'observateur.  Il 
faut  alors  fermer  les  yeux  pendant  un  instant  et  reprendre  l'obser- 
vation un  peu  plus  tard  ; le  plus  souvent,  ils  disparaissent  assez  vite. 
Ces  globules  sont  aussi  formés  d'un  point  central  brillant  et  de 
deux  anneaux  concentriques,  l'un  interne,  très-prononcé,  Irès-noir, 
l'externe  plus  brillant.  Je  n'ai  jamais  vu  ces  globules  ; ils  varient 
suivant  les  individus  et  les  circonstances  physiologiques. 

Le  filament  rectiligne  externe  est  brillant  au  centre,  à bords  for- 
cés plus  ou  moins  nets;  il  parait  large  de  1 millimètre  à 1 1/2 
millimètre  environ  ; aucun  globule  ne  lui  adhère  ; on  ne  peut  sa- 
voir s'il  est  creux  ou  plein. 
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Le  filament  interne  (c  d)  ne  diffère  du  précédent  que  par  ses 
flexuosités,  qui  donnent  plus  de  largeur  é l’espace  qu'il  occupe, 
mais  moins  de  longueur,  et  le  rendent  plus  évident  quand  il  appro- 
che du  centre  du  microscope.  11  est  plus  brillant  que  lui  et  ne  ren- 
ferme non  plus  aucun  globule. 

Les  filaments  placés,  dans  l'agglomération  des  petits  globules 
(entre  c,  et  f)  sont  bien  plus  étroits  que  les  précédents;  ils  ne  dé- 
passent pas  la  largeur  de  ces  globules.  Ils  sont  au  nombre  de  deux 
ou  trois;  flexueux,  ou  même  contournés,  leur  longueur  mesure  à peu 
près  le  quart  du  champ  du  microscope.  On  ne  les  voit  pas  toujours 
si  facilement  et  aussi  vite  que  les  précédents,  parce  que  leurs  bords 
sont  moins  foncés  et  leur  centre  moins  brillant.  Cependant  ils  sont 
remarquables  par  les  globules  qu’ils  renferment,  ou  qui  leuradhé- 
rent  ; car,  dans  Fi^.  los  •. 

mon  œil  droit , on 
ne  saurait  dire  s'ils 
sont  creux  ou  plein 
ou  si  les  globules 
sont  compris  dans 
leur  épaisseur,  ce 
qui  sur  moi  ne  pa- 
raît pas  être.  Ces  I 
globulins  sont  or- 
dinairement dispo-  . 
sés  par  paires  et 
en  contact  l’un 
avec  l'autre,  mais 
chaque  paire  est 
séparée  de  l'autre  I 
par  un  certain  intervalle  ; quelquefois  il  y en  a trois  ou  quatre 
dans  un  groupe  au  lieu  de  deux,  ou  bien  ils'sont  isolés  en  nombre 
variable,  comme  les  grains  d’un  chapelet. 

La  disposition  des  globules  par  rapport  aux  filaments,  est  la  même 
dans  le  nuage  des  mouches  volantes  dans  l’un  des  yeux  de  M.  J. -T. -J. 
Doyle*  qui,  d’Angleterre, m’en  a envoyé  le  dessin,  en  IS.'ïf  (fig.  108). 

* Fig.  108.  Globales  et  aiainenU,  sas  par  H.  Dojle,  dans  l'an  de  sesyeai,  en  ohsemnl  an 
microscope,  a.  Gronpes  de  Globales,  b.  Filaments;  dessin  fait  par  H.  Doyle.  en  août  1851. 

* Le  nom  des  auteurs  auxquels  j’ai  emprunté  les  figures  intercalées  dans  le 
texte  de  cet  ouvrage  est  indiqué  dans  l'explication  de  celles-ci.  Celles  qui  n'ont 
pas  ceUe  indication  sont  tirées  de  mes  dessins  originaux,  les  figures  d’instru- 
ments exceptées. 
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Dans  le  nuage  de  mouches  volantes  décrit  et  représenté  par 

Fig.  109  •. 


M.  Donné  d’.ours  de  microscopie,  Paris,  I84t,  in-8,  p.  488,  et  Alias 
de  microscopie,  par  Donné  et  Foucault,  Paris,  1845,  in-P’,  pl.  XX 
fig.  85),  telles  qu'il  les  voit  dans  l'œil  dont  il  seeert  pour  les  ob-t 
servalions,  des  filaments  et  des  globules  sont  disposés  à peu  prés 
sur  le  même  type  que  ceux  qui-  sont  figurés  ci-dessus  (fig.  107)  ; 
mais  il  y a des  globules  qui  sont  dans  l'intérieur  des  filaments.  Il  y 
a du  reste  certains  espaces  de  ces  filaments  qui  manquent  de  ces 
globules.  Des  globules  indus  dans  les  filaments  se  voient  aussi  dans 
le  nuage  des  mouches  volantes  de  run  des  yeux  de  M.  Doyle 
(fig.  109  a,  h.).  Ce  nuage  montre  également  (c)  des  globules  contigus 
disposés  en  chaînettes  ou  en  chapelets  comme  l'n  indiqué  Dujardin. 
(Observateur  au  microscope,  Paris,  1845,  p.  54.) 

On  sait  que  des  plaques  ou  nuages  transparents  de  ce  genre  sem- 
blent tomber  sous  l'aspect  de  toiles  d'araignées  (fig.  109),  quand,  on 
clignant  les  yeux,  on  regarde  un  point  bien  éclairé,  un  mur  ou  mieux 
des  nuages  blancs,  la  flamme  d'une  bougie,  etc.  ; ils  paraissent 
aussi  composés  de  globules  et  de  filaments  simulant  des  tubes  plus 
ou  moins  larges  en  partie  vides,  en  partie  remplis  de  petits  globules 
immobiles  dans  leur  intérieur.  (Voy.  Donné,  loc.  cil.  1844,  p.  487.) 
Je  reproduis  ici  un  dessin  de  M.  Doyle,  qui  donne  très-exactement 
l’aspect  de  quelques  portions  de  ces  filaments  (fig.  110). 

589.  Quand  on  fixe  le  champ  du  microscope  éclairé,  mais  dé- 


* Dexsin  fait  par  M.  Doyle,  des  mouches  volantes  qu’il  voit  dans  Taiilre  de  ses  yeui, 
en  observant  au  microscope.  I.es  groupes  abc  ont  été  rapprochés  par  le  graveur 
plus  qu’tUnele  sont  dans  le  destin,  a.  Filaments  renfermant  des  globules,  b.  Groupes 
de  globules  et  de  fllamenls  renfermant  certains  de  ceus>ci«  c.  Globules  en  chaînettes. 
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pourvu  d'objet,  on  ne  voit  pas  le  nuage  de  Pdanicnts  et  globules  im- 
médiatement ; mais,  au  bout  d’une  minute  au  plus,  on  voit  appa- 
raître tout  l'appareil,  les  globules  en  premier  lieu  ou  vice  vertu. 

Si  la  préparation  placée  au  foyer  est  un  peu  foncée , ou  renferme 
des  granulations,  il  arrive  quelquefois  qu'on  ne  voit  que  les  fila- 
ments et  pas  les  petits  globules  qui  sont  masqués  par  les  granules 
de  la  préparation. 

C'est  surtout  le  filament  interne  flexueux  et  brillant,  et  ceux  du 
centre  qui  gênent  le  plus  dans  l'examen  microscopique.  Il  y a des 

Fig,  MO  •. 


Jours  oi'i  on  le  voit  beaucoup  plus  quedans  d'autres, sansqu'on sache 
pourquoi  et  sans  qu'on  puisse  s’en  débarrasser.  On  finit  cependant 
par  ne  plus  y faire  attention,  et  par  ne  plus  en  être  inquiété.  En 
général,  lorsqu’ils  apparaissent,  on  s’en  débarrasse  en  tenant  quel- 
ques instants  les  yeux  fermés,  ou  en  se  reposant  un  peu  quand  on 
est  fatigué  et  alors  ljue  la  circulation  est  plus  active  qu’ù  l’état 
normal  ; ce  qui  est  la  principale  cause  de  son  apparition. 

Il  n’est  personne  qui  n’ait  dans  scs  yeux  ces  mouches  vo- 
lantes; c’est  principalement  dans  le  commencement  des  études  et 
lorsqu'on  se  met  au  travail  après  quelque  fatigue  physique  qu’elles 
gênent,  et  plus  on  se  frotte  les  yeux,  plus  elles  persistent  et  devien- 


* Porlioris  de  lUametiU  leli»  que  N.  Ouyle  lu  vuil  dans  lu  nuai^e  qui  se  produit  en  ro* 
gardant  les  nuages  blancs  au  Itaxers  d une  fenêtre,  n.  Petit  tllaïucnt  sans  globules,  b. 
Petits  lllanients  avec  quelques  glubules.  cde.  Larges  flUinents  avec  des  globules  inclus. 
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nent  brillantes.  Chiclquefois  les  filaments  se  montrent  quand  on  met 
les  yeux  sur  l'instrument,  mais  ils  disparaissent  après  quelques 
instants.  I.es  globules  peuvent  toujours  être  vus  quand  on  porte  son 
attention  sur  eux;  mais  un  ne  les  aperçoit  pus  habituellement  à 
cause  de  leur  pAleur  et  de  leur  petitesse  ; ils  apparaissent  moins  le 
jour  que  lorsqu'on  étudie  à la  lumière  de  la  lampe. 

Il  est  important  de  savoir  distinguer  ces  mouche*  des  objets 
qu’on  étudie.  Les  différents  moyens  déjà  indiqués  pour  les  voir 
ou  les  faire  disparaître  apprennent  bien  vile  qu’elles  dépendent  de 
^'œil  et  non  de  la  préparation.  11  n’y  a,  du  reste,  qu'à  faire 'mou- 
voir celle-ci  sur  la  platine  du  microscope  pour  reconnaitre  que  les 
mouches  conservent  leur  position  habituelle,  et  que  leurs  déplace- 
ments ne  suivent  pas  ceux  qu'on  imprime  au  porte-objet;  déplus, 
elles  suivent  tous  les  mouvements  des  yeux,  et  conservent  toujours  la 
même  disposition  sur  chaque  œil.  (Voy.  aussi  la  note  p.  401.) 

De  la  nature  et  du  siétje  des  corpuscules  donnant  lieu  à la  production 
des  images  dites  mouches  volantes. 

388.  Comme  il  arrive  quelquefois  que  ce  n’est  qu’aprés  avoir 
pris  l'habitude  de  se  servir  du  microscope  qu’on  s’aperçoit  de 
l’existence  de  ces  mouches  volantbs,  plusieurs  personnes  s'en  in- 
quiètent et  se  croient  menacées  de  cataracte,  d'amaurose  ou  de 
quelque  autre  affection  de  l’organe  de  la  vue.  Mais  il  faut  être  pré- 
venu que  leur  existence  est  tout  à fait  insignifianto,  en  ce  sens 
qu’elles  existent  chez  tous  les  individus  sans  exception,  aussi  bien 
chez  les  commençants  qui  sont  les  premiers  à s’en  préoccuper,  que 
chez  ceux  qui  emploient  le  microscope  depuis  longtemps  et  ont 
perdu  l'habitude  d’y  faire  attention. 

Beaucoup  de  personnes  aussi  sont  portées  à en  attribuer  l’ori- 
gine à un  usage  trop  prolongé  du  microscope,  parce  quc,sansqu'on 
sache  trop  pourquoi,  on  se  figure  toujours  que  l'emploi  de  cet  ins- 
trument est  Irés-fatigant  et  trés-pemicieux  pour  la  vue.  Ce  sont  là 
de  pures  suppositions  ; car  depuis  Lceuwenhoeck,  qui  conserva 
d'excellents  yeux  jusque  dans  une  extrême  vieillesse,  tous  ceux  qui 
ont  beaucoup  observé  s’accordent  à reconnaitre  que  jamais  ils  n'ont 
ressenti  de  trouble  visuel  proprement  dit.  (Voy.  p.  426  à 427.) 

Quel  est  le  siège  et  l'origine  de  ces  mouches  volantes?  Elles 
ne  dépendent  pas  des  larmes , car  les  frottements  exercés  à la 
surface  de  la  cornée  par  les  paupières  ne  changent  rien  à la  dispo- 
sition des  fdanicnts  ni  des  globules. 


Digitized  by  GoogI( 


J 


SIÈGE  DES  GLOBULES  ET  DES  FIIAHENTS. 


439 


En  1849,  dans  la  première  édition  de  ce  livre,  j’ai  admis  avec 
M.  Donné,  qui  a étudié  ces  filaments  et  ces  globules  de  la  manière 
la  plus  exacte,  qu’ils  siégeaient  dans  le  liquide  dit  humeur  de  Mor- 
gagni,  dont  alors  on  admettait  communément  l’existence.  Je  recon- 
nais avec  lui  que  c’était  une  simple  supposition  dont  rien,  du  reste, 
ne  démontrait  encore  la  réalité. 

Ayant  vu  peu  après  des  filaments  et  des  globules,  dont  je  n'avais 
pas  bien  déterminé  la  nature,  dans  la  partiç  postérieure  du  corps 
vitré,  j’ai  considéré  les  mouches  volantes  commedues  à la  projection 
de  l’ombre  de  ces  corps  sur  la  rétine. (Ch.  Robin,  article  Microscope 
du  supplément  au  Dictionnaire  des  dictionnaires  de  médecine,  Paris 
1851,  p.  487.) 

C’est  bien  en  effet  l’ombre  de  ces  filaments  et  de  ces  globules 
projetée  sur  la  rétine  dans  de  telles  conditions,  qu'elle  est  bien 
plus  grande  que  l’objet  qui  impressionne  cette  membrane  et  donne 
les  sensations  signalées  plus  haut.  Donders , Janssen , Harting, 
Schrœdervan  der  Kolk,  ont  en  effet  démontré  l’existence  de  cor- 
puscules ronds,  larges  de  0““,0I0  à 0““,016,  et  défibrés  droite.s  ou 
flexueuses,  parfois  variqueuses  qui  siègent  dans  la  partie  posté- 
rieure du  corps  vitré.  (Voy.  Harting,  Dos  Mikroskop,  Braunschweig 
1859;  in-8“,  p.  88-89.)  Ces  globules  sont  des  leucocytes  (voy. 
Ch.  Robin,  Journal  de  la  physiologie,  Paris  1859,  in-8“,  p.  44)  qui 
existent  dans  le  corps  vitré,  non-seulement  dans  le  jeune  âge, 
mais  encore  pendant  toute  la  vie.  Les  filaments  ne  sont  pas  des 
fibres  lamineuses  comme  celles  qu’on  trouve  au  voisinage  des 
branches  de  l’artère  hyaloïde  pendant  la  vie  intra-utérine,  mais  des 
filaments  striés  ou  non,  englobant  des  leucocytes  et  que  montre  la 
substance  organique  coagulable  du  corps  vitré,  tels  qu’en  présen- 
tent beaucoup  de  substances  albuminoïdes , des  mucus , des 
sérosités,  etc. 

On  sait  également  -aujourd’hui  que  l’ophthalmoscope  aidé  de  la 
lentille  biconvexe  fait  apercevoir  dans  le  corps  vitré  une  grande 
quantité  de  fins  corpuscules  qui  sont  mobiles  entre  certaines  limites 
et  qui  viennent  se  cacher  derrière  l'iris,  quand  le  globe  oculaire 
demeure  immobile.  (Voy.  Follin,  Leçons  sur  l'exploration  de  l’œil, 
Paris  1865,  in-8“  p.  93.) 
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CHAPITRE  IV 


D«  rexameB  dea  préparations. 


590.  Rappelons  que,  selon  leur  nature,  les  préparations  peu- 
vent être  examinées  à l’aide  de  la  lumière  reftcchie,  comme  lors- 
qu’on regarde  un  corps  à l’œil  nu,  ou  au  contraire  à l’aide  de  la 
lumière  transmise,  soit  qu'on  les  étudie  à l’aide  d’un  microscope, 
soit  qu’on  se  serve  de  la  loupe  seulement. 

En  disant  vu  par  lumière  transmise  ou  traversante,  on  n’cnlend 
pas  dire  que  la  lumière  est  transmise  au  travers  de  l’objectif  et  de 
l’oculaire,  car  cela  est  toujours,  mais  on  parle  de  la  lumière  qui, 
en  général,  réfléchie  par  le  miroir,  est  projetée  sur  l’objet  qu’elle 
traverse  en  se  réfractant  pour  arriver  ensuite  à l’objectif. 

D’autre  pari,  en  disant  (|u’on  examine  un  corps  à l'aide  de  la  lu- 
mière réfléchie,  on  n’entend  pas  celle  que  réfléchit  le  miroir  sur 
l’objet,  mais  celle  qui  est  réfléchie  par  l'objet  étudié  lui-même, 
et  qui,  de  là  passe  au  travers  de  la  loupe  ou  du  microscope. 

ART.  I.  — DE  l’eXAME.V  DES  PKÉPARATIOSS  MICROSCOPIQUES 
EN  GÉNÉRAL. 

591.  Le  microscope  étant  muni  de  l’objectif  etde  l’oculairedont 
on  veut  se  servir  et  la  lumière  prise,  on  approche  le  premier  de  la 
platine,  d’autant  ])lus  qu’il  grossit  davantage,  sans  toutefois  qu'il 
descende  jusqu'au  niveau  même  de  celle-ci. 

On  laisse,  en  effet,  entre  la  surlace  de  la  platine  et  l’extrémité  in- 
férieure de  l’objectif  un  intervalle  un  peu  plus  considérable  que  la 
préparation  n’est  épaisse,  de  manière  à ce  que  celle-ci  placée  sur  la 
platine  puisse  être  glissée  sous  l’objectif  sans  le  toucher. 

L’exercice  apprend  assez  vite  à juger  quelle  est  cette  distance 
pour  chacun  des  objectifs  employés.  On  rapproche  ou  l’on  éloigne 
ensuite  l’objectif  et  naturellement  tout  le  système  optique  avec  lui 
jusqu’à  ce  qu’on  aperçoive  plus  ou  moins  nettement  l’objel  préparé. 

On  peut  aussi  placer  d’avance  1a  préparation  sur  la  platine,  de 
manière  à ce  que  l'objet  se  trouve  au  centre  du  trou,  et  descendre 
ensuite  le  tube  du  microscope  jusqu’à  ce  qu’on  aperçoive  plus  ou 
moins  netlerncnt  le  corps  à examiner.  En  procédant  ainsi,  il  faut 
agir  avec  prudence,  pour  que  l’objectif  ne  vienne  pas  frapper  la 
préparation  et  l’écraser  ou  briser] le  verre  mince  seul  et  même 
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aussi  le  porle-objet.  Celle  manœuvre,  du  reste,  doit  être  exécutée 
toutes  les  fois  que,  ayant  examiné  un  corps,  on  veut,  sans  le  déran- 
ger, remonter  le  tube  ou  l’enlever  tout  à fait  pour  remplacer  l’ob- 
jectif employé  par  un  autre. 

Ces  mouvements  s’exécutent  avec  la  crémaillère  dans  les  micro- 
scopes qui  en  sont  pourvus  et  en  faisant  simultanément  tourner  et 
glisser  le  tube  dans  son  support,  si  le  microscope  est  fait  d’après  ce 
dernier  système.  (Voy.p.  138, 142  et  143.) 

11  est  utile  parfois  de  procéder  en  sens  inverse  de  ce  que  nous  ve- 
nons de  dire  et  cela  particuliérement  au  début  des  études  ou  quand 
on  opère  avec  un  objectif  dont  on  ne  connaît  pas  la  distance  focale. 
Dans  ce  cas,  on  descend  l’objectif  jusqu’au  niveau  de  la  platine  et 
même  plus  bas.  Puis  on  remonte  le  tube  jusqu’à  ce  qu’on  puisse 
glisser  au-dessous  de  l’objectif  la  préparation  posée  sur  la  platine 
et  de  la  propreté  de  laquelle  on  s’est  assuré  afin  de  ne  pas  salir 
celui-là.  On  continue  alors  à remonter  le  système  optique  de  bas  en 
haut,  jusqu’à  ce  que  l’objet  à examiner  soit  assez  netlement  visible. 

Toutes  les  fois  qu’on  a à faire  monter  ou  descendre  l’objectif 
d’une  hauteur  d’un  millimètre  ou  davantage,  c’est  par  glissement  du 
tube  plutôt  qu’en  faisant  tourner  la  vis  micrométrique  qu’il  faut 
exécuter  les  mouvements  de  rapprochement  et  d’éloignement  par 
rapport  à l’objet,  afin  de  ménager  celle-ci  et  d’aller  plus  vite  ; car 
on  prend  en  peu  de  temps  l’habitude  de  faire  aisément  cette  ma- 
nœuvre, sans  brise;'  ni  écraser  la  préparation  sous-jacente. 

Quand  on  voit  plus  ou  moins  nettement  l’objet  cherché  on  use  alors 
de  lavis  micrométrique  pour  mettre  au  point  de  la  vision  distincte  tant 
son  ensemble  que  les  diverses  parties  de  son  épaisseur  et  de  ses 
deux  surfaces,  s’il  est  transparent  ; cela  s’obtient  en  faisant  monter 
et  descendre  tout  le  système  optique  à l’aide  de  tours  ou  portions 
de  tours  imprimés  dans  tel  ou  tel  sens  alternativement  au  pignon  de 
la  vis. 

Comme, en  réalité,  le  microscope  ne  nous  fait  voir  nettement  que 
les  objets  placés  dans  un  plan  mathématique  situé  au  foyer  même 
de  l’objectif  et  parallèle  à la  grande  circonférence  des  lentilles,  on 
comprend  que,  pour  avoir  une  notion  exacte  des  eorps  préparés,  il 
faut,  pour  chacun  d’eux,  à partir  du  niveau  de  l une  des  faces  de 
l’objet  translucide  observé,  faire  passer  ce  plan  par  la  succession 
de  points  en  nombre  en  quelque  sorte  infini  qui  se  trouvent  dans 
son  épaisseur  entre  celle  face  et  l’autre.  Ün  le  dissèque  ainsi  par 
tranches  en  s’arrêtant  au  niveau  de  chacune  des  dispositions  de 
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structure  vérilabicment  intime  qu'il  présente.  C’est  là  ce  qui  donne 
au  microscope  cet  inappréciable  avantage  de  nous  faire  connaître, 
non-seulement  la  superficie  des  objets  qu'il  nous  montre,  comme 
cela  est  pour  ceux  qui  sont  habituellement  soumis  à notre  examen, 
mais  encore  tout  ce  qui, dans  leur  épaisscur,est  susceptible  d'influer 
sur  la  direction  et  sur  la  nature  de  la  lumière.  C'est  ensuite  par  la 
réunion  synthétique  de  cette  succession  d'examens  que  nous  nous 
représentons  l'objet  observé,  que  nous  nous  en  faisons  une  idée  ou 
image,  dans  toute  la  force  du  terme,  quelque  petit  que  soit  cet 
objet. 

Ces  particularités  sont  surtout  manifestes,  quand  ils  s'agitde  cor- 
puscules sphériques,  qui,  en  raison  de  ce  qui  vient  d'étre  dit,  nous 
montrent  sous  le  microscope,  leur  circonférence  mal  limitée,  quand 
nous  voyons  nettement  les  points  de  leur  surface  les  plus  rappro- 
chés ou  les  plus  éloignés  de  l’observateur,  et  dont  nous  ne  voyons 
plus  les  détails  qui  sont  là  quand  le  plan  de  vision  distincte,  amené 
au  niveau  du  centre  de  cette  sphère,  fait  découvrir  nettement  la  cir- 
conférence de  cette  section,  ainsi  que  les  granules,  etc.,  semés 
dans  ce  cercle. 

Ce  résultat  s'obtient  comme  on  le  sait  déjà  en  faisant  tourner 
la  vis  micrométrique  qui  éléve  et  abaisse  à volonté  le  système  opti- 
que, pendant  que  l’objet  étudié  reste  sur  un  plan  fixe.  Aussi  faut-il 
presque  toujours  avoir  la  main  sur  cette  vis  et  d'autant  plus  qu'on 
use  d'objectifs  d'un  plus  grand  pouvoir  amplifiant.  On  distingue 
même  immédiatement  des  autres,  les  personnes  habituées  au  ma- 
niement du  microscope,  au  mouvement  de  leur  main  qui,  au  lieu 
de  rester  immobile,  cherche  la  vis  micromélrique,  eu  même  temps 
que  l’œil  poursuit  l’objet  dans  le  champ  d’observation.  Car  il  n’est 
presque  pas  d'objet  vu  par  lumière  transmise  dont  la  minceur  soit 
telle  que  tous  les  détails  à étudier  se  trouvent  placés  sur  un  même 
plan,  sur  un  plan  assez  étendu  du  foyer,  pour  que  la  vision  en  soit 
distincte  d'une  manière  égale. 

592.  Quand  la  netteté  des  contours  des  objets  a montré  que,  par 
les  manœuvres  précédenies,  l'objet  se  trouve  mis  au  point,  il  faut 
faire  courir  la  préparation  en  divers  sens  sur  la  platine,  soit  en 
abandonnant  la  vis  de  rappel,  soit  mieux  encore,  en  continuant  à 
s'en  servir  dans  le  but  déjà  indiqué. 

Ces  mouvements  de  glissement  de  la  préparation  en  divers  sens 
sur  la  platine  sont  indispensables  pour  voir  tous  les  objets  qui  sont 
placés  entre  les  deux  lames  de  verre,  et  cela  d'autant  plus  que  le 
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champ  de  l’objectif  est  plus  étroit.  C'est  de  la  sorte  qu'on  prend 
ce  qu’on  appelle  une  idée  de  la  préparation,  c’est-à-dire  en  réu- 
nissant, de  mémoire,  en  un  tout,  l’ensemble  des  objets  ou  des 
caractères  d’un  même  objet,  observés  successivement  sur  tel  ou  tel 
point  de  la  préparation,  amenés  au  foyer  de  l'objectif  parues  mouve- 
ments horizontaux  de  latéralité,  d’avant  en  arrière,  etc. 

C'est  ainsi  qu’on  voit  les  divers  objets  compris  dans  une  prépara- 
tion quand  ils  sont  multiples,  qu’on  suit  les  divers  points  de  la  - 
longueur  de  ceux  qui  sont  allongés,  filamenteux  ou  tubuleux  et 
qu’on  observe  les  diverses  portions  des  coupes  ou  des  corpuscules 
qui  sont  lamellcux  comme  certaines  écailles,  etc. 

Pour  faire  exécuter  à la  préparation  ces  mouvements  destinés  à 
la  parcourir  en  entier,  on  fait  glisser  le  porte-objet  sur  la  platjne 
avec  l'extrémité  des  pouces  de  chaque  main  ou  d’une  seule  main, 
1e  poignet  reposant  sur  la  table. 

L’habitude  rend  ce  moyen  aussi  précis,  pins  commode  et  plus 
rapide  même  que  l’emploi  des  vis  microniélriques  des  platines  mo- 
biles ou  chariots,  malgré  la  nécessité  où  l'on  est  de  faire  ces  mou- 
vements à rebours,  en  raison  du  renversement  des  objets  par  les 
lentilles  du  microsco[>c. 

Lorsqu’on  est  arrivé  à trouver  un  objet  que  l’on  veut  examiner,  il 
faut  de  nouveau  porter  la  main  au  pignon  de  la  vis  microniétriquc 
placé  au-dessous  de  l'oreille  de  la  plaline,  et  la  faire  mouvoir  pres- 
que incessamment,  de  manière  à élever  ou  abaisser  l’objectif  par 
des  mouvements  à peine  sensibles,  pour  étudier  la  préparation 
dans  toute  son  épaisseur  comme  nous  l’avons  dit. 

On  peut  aussi  d'une  main  faire  glisser  la  plaque,  et  de  l’autre  faire 
mouvoir  la  vis  micrométrique  pour  étudier  certaines  dispositions 
en  combinant  les  deux  mouvements.  Ce  n’est  qu’en  parcourant  la 
préparation  à la  fois  en  largeur  et  en  épaisseur  (car  les  deux  pla- 
ques qui  semblent  se  toucher  renferment  cependant  plusieurs  cou- 
ches superposées  de  fibres,  de  cellules,  etc.),  qu’on  parvient  à bien 
connaître  la  préparation,  à se  faire  une  idée  nette  de  tous  les  élé- 
ments et  de  toutes  leurs  variétés,  qui  peuvent  se  trouver  dans  un 
même  tissu. 

On  étudie  ainsi  les  éléments  anatomiques  considérés  isolé- 
ment sous  le  point  de  vue  de  la  forme,  du  volume  absolu  et  com- 
paratif, de  la  régularité  ou  de  l’irrégularité  de  leurs  bords,  de  leur 
couleur,  etc.,  pour  arriver  à interpréter  exactement  les  dispositions 
observées. 
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A.  De  V interprétation  des  aspects  de  l'image  des  corps  incolores 
examinés  sous  le  microscope. 

593.  Examinons  maintenant  les  données  qui  concernent  l'intcr- 
pi  étation  de  l’iinage  des  objets  observés  sous  le  microscope  à l’aide 
de  la  lumière  transmise. 

Nous  avons  vu  précédemment  (p.  228-229)  que  l’usage  de  l'eau  ou 
de  tous  les  autres  véhicules  liquides  ou  demi-liquides,  et  même  de- 
venant solides  en  restant  homogènes  est  de  faire  avec  le  couvre-objet 
que  les  corpuscules  inclus  forment  un  prisme  plus  ou  moins  épais, 
à faces  parallèles.  Dans  ces  conditions-là,  que  les  rayons  lumineux 
passent  au  sein  do  ce  prisme  d’un  corps  moins  réfringent  dans  l’un 
qui  l'est  plus  cl  vice  versa  comme  les  faces  d’entrée  et  de  sortie 
sont  parallèles,  la  direction  de  la  lumière  sortant  de  l'ensemble 
de  ces  milieux  reste  toujours  parallèle  à la  direction  de  son  inci- 
dence. 

Ce  parallélisme  persiste  même  pour  les  rayons  qui  ont  subi  par 
réfractions  successives  diverses,  dans  l’épaisseur  do  ce  prisme,  les 
phénomènes  de  convergence  ou  de  divergence  avec  ou  sans  disper- 
sion des  rayons  colorés  composants  (voy.  p.  228  et  264),  selon  la 
nature  des  corps  et  le  rapport  des  angles  d’incidence  et  de  ré- 
fraction; phénomènes  qui  représentent  précisément  les  conditions 
nécessaires  de  la  visibilité  des  corps  transparents  incolores  traver- 
sés par  la  lumière.  (Voy.  p.  416  et  417.) 

C’est  même  en  raison  de  ce  que  la  plupart  des  éléments  anatomi- 
ques ont  un  pouvoir  réfringent  faible,  soit  d’une  manière  absolue, 
soit  par  rapport  aux  liquides  dans  lesquels  on  les  prépare,  qu’on 
emploie  des  réactifs  qui  augmentent  leur  visibilité  en  augmentant 
leur  indice  de  réfraction,  tandis  que  d’autres  agissent  sous  ce  rap- 
port eu  les  colorant  de  manière  à ce  qu’ils  ne  laissent  passer 
que  les  rayons  de  telle  ou  telle  teinte,  ou  en  les  coagulant;  on  les 
rend  alors  moins  translucides,  et  ainsi  leur  image  se  dessine  mieux 
sur  la  portion  de  la  rétine  qui,  à leur  place,  est  moins  vivement 
ébranlée  que  sur  leur  pourtour.  (Voy.  p.  266.) 

594.  Dans  l’examen  des  corpuscules  incolores,  comme  le  sont  la 
plupart  des  éléments  anatomiques,  qui  font  partie  du  prisme  à faces 
parallèles  que  représente  la  préparation  (voy.  p.  228),  nous  aurons 
à tenir  compte  des  particularités  qui  suivent. 

11  importe  ici,  comme  précédemment,  de  toujours  SC  rappeler  que 
le  microscope  ne  montre  en  quelque  sorte  que  la  coupe  des  objets 
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Cl  qufi  pour  avoir  une  idée  compIMfi  do  leur  forme,  etc.,  il  faut 
tourner  incessamment  dans  un  sens  et  dans  l’aulre  la  vis  micromé- 
trique qui  nous  fait  voir  successivement  tous  les  points  de  leur 
épaisseur.  C’est  ainsi  que  nous  arrivons  à voir  si  nous  avons  sous 
les  yeux  des  sphéroïdes,  des  cylindres  ou  des  prismes  aplatis 
ou  non. 

Les  corps  convexes,  agissant  ainsi  que  nous  l’avons  dit  p.  205,  à la 
manière  des  lentilles  convergentes,  on  reconnaîtra  leur  forme  sphé- 
rique à ce  que,  en  partant  du  point  où  leur  contour  paraît  net,  leur 
centre  deviendra  brillant  à mesure  qu'on  éloignera  l'objectif;  il  de- 
viendra foncé,  si,  au  contraire,  on  le  rapproche  plus  qu’aupara- 
vant.  Si  le  corps  est  concave,  comme  le  sont  les  hémalies,  il  tend 
îi  disperser  les  rayons  lumineux  ; il  faut  par  suite  abaisser  l’objer- 
lif  pour  que  le  centre  paraisse  clair,  et  l’éloigner  pour  qu’il  de- 
vienne foncé. 

Les  éléments  anatomiques  filamenteux,  cylindriques  ou  prisma- 
tiques, recevant  la  lumière  dans  lésons  de  leur  longueur,  sur  les 
faces  opposées  A celles  qui  sont  tournées  vers  l’observateur,  les 
rayons  réfractés  viennent  se  réunir  du  côté  de  l’élément,  comme 
pour  les  corps  sphériques  nu  lenticulaires  ; ce  qui  donne  lieu  à la 
formation  d’une  bande  claire,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  au  ni- 
veau de  leur  axe  et  de  la  plus  grande  épaisseur  de  leur  section, 
bande  qui  est  bordée  de  deux  lignes  parallèles  plus  foncée  au  ni- 
veau de  leurs  faces  latérales.  L’intensité  des  teintes  de  ces  lignes 
est  nalurellemenl  proportionnelle  au  volume  et  à la  puissance  réfrac- 
tivc  de  la  substance  des  éléments.  Il  en  est  encore  ainsi  pour  les 
saillies  des  écailles  et  autres  objets  microscopiques  qui  séparent  les 
sillons  dont  elles  sont  striées,  et  c’est  par  lA  qu’on  distingue  les  dé- 
pressions des  saillies  dans  ces  circonstances  et  autres  analogiie.s, 
comme  par  exemple  sur  les  membranes  plissées.  Que  ces  filaments 
soient  isolés  ou  contigus,  ce  phénomène  A toujours  lieu  et  permet 
de  reconnaître  la  nature  fibrillaire  des  parties  complexes  qu’on  a 
sous  les  yeux,  la  direction  des  fibres  dont  les  plans  de  contiguïté 
sont  indiqués  par  les  lignes  foncées  signalées  plus  haut  séparant 
les  bandes  claires  qui  correspondent  A la  substance  même  de  l’élé- 
ment, s’il  est  au  point  de  la  vision  distincte.  Si,  au  lieu  d’étre  pa- 
rallèles, onduleuses  ou  non,  les  fibres  sont  entre-croisées  et  super- 
posées, les  entre-croisements  des  lignes  claires  et  foncées  donnent 
A la  masse  un  aspect  ponbtué  et  granuleux. 

Si  enfin  la  trop  forte  pression  du  tissu  préparé  a rendu  ces  parties 
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molles  cohérentes,  au  point  d’en  faire  un  amas  homogène,  celui-ci 
n’agissant  dès  lors  que  comme  un  seul  prisme,  la  réfraction  n'a  plus 
lieu  qu'en  masse  et  confusément  et  non  dans  chaque  libre  isolément. 

Quand  les  cylindres  et  les  prismes  tubulés  ou  non  sont  onduleux, 
repliés  ou  vus  par  l'un  de  leurs  bouts,  le  microscope,  en  raison  de  ce 
qui  a été  dit  plus  haut(p.444-i45),  n’en  montre  que  la  section,  dont 
l'aspect  même  varie  selon  que  le  corps  est  droit  ou  oblique.  Mais, 
dans  ce  dernier  cas  particulièrement,  on  peut,  en  faisant  tourner  la 
vis  micrométrique,  en  môme  temps  qu'au  besoin  on  fait  courir  la 
préparation,  on  peut,  dis-je,  suivre  l'élément  sur  toute  son  éten- 
due, de  manière  é juger  de  sa  longueur  et  de  ses  inflexions. 

11  en  est  de  même  pour  les  membranes  qui  sont  planes  ou  courbes, 
repliées  ou  plissées,  etc.,  pour  les  noyaux  ovoïdes,  les  prolonge- 
ments qui  sont  coniques,  etc.,  tels  que  certains  poils  des  articu- 
lés, etc.;  lorsqu'ils  dirigent  l'un  de  leurs  bouts  vers  l’observateur, 
ils  ne  montrent  que  leur  section  plus  ou  moins  exactement  circu- 
laire, qui  les  fait  ressembler  à un  sphéroïde,  tant  qu'on  ne  tourne 
pas  la  vis  micrométrique  pour  juger  de  leur  longueur  «t  de  leur 
forme  réelle  d'après  les  changements  de  largeur  de  cette  section. 

En  même  temps  que,  par  ces  mouvements  de  la  vis  microraétrique 
qui  permet  de  parcourir  en  épaisseur  tous  les  plans  du  prisme 
que  représente  la  préparation,  on  juge  de  la  forme  et  du  volume 
des  objets  que  celle-là  renferme,  on  constate  l’ordre  de  leur  super- 
position, celui  des  granules  qu’ils  renferment,  l'aspect  que  ceux-ci 
ou  toute  autre  particule  présentent  selon  qu'ils  sont  ou  non  au 
point  de  la  vision  distincte,  puis  de  quelle  façon  la  superposition 
des  uns  gène  l’examen  des  autres,  etc... 

C’est  de  la  même  manière  encore  que  l’on  reconnaît  si  la  surface 
d'un  corpuscule  est  lisse  ou  hérissée  de  saillies,  de  lignes,  etc., 
comme  le  sont  beaucoup  d’espèces  de  grains  de  pollen,  etc.,  et 
quel  est  de  plus  le  lieu  de  l’insertion  de  ces  prolongements,  de 
quelque  ordre  qu’ils  soient. 

Sphère»  creuses  et  cylindres  creux. 

595.  Les  considérations  qui  vont  suivre,  empruntées  à Nâgeli  et 
Schwendener ',  s’appliquent  aux  cellules  cylindriques,  aux  notyaux 
offrant  des  vacuoles,  aux  grains  de  fécule  à cavités  sphériques, 

' C.  NSpeli  et  S.  Schwenriener,  Da»  Mikroskoii,  Théorie  und  Ameendung, 
Lcipiip,  ISfi.'i,  in-8*,  p.  tOO  et  siiiv,  J’en  dois  l'analyse  h M.  Thorens,  interne  des 
hôpitaux  de  Paris. 
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mix  gonttcletlps  huileuses  mPmc,  etc.  Mais,  pour  simplifier,  nous 
ne  ferons  que  considérer  des  cylindres  creux. 

Les  rayons  lumineux  qui  vont  former  l'image  de  ces  objets  peuvent 
être  divisés  en  quatre  groupes  : 

1°  Rayons  périphériques  qui  traversent  la  paroi  du  cylindre,  sans 
arriver  à sa  cavité  ; 

2“  Rayons  périphériques  qui  viennent  frapper  trés-obliquement 
la  surface  interne  du  cylindre  et  qui  y sont  réfléchis; 

3“  Rayons  qui  pénétrent  dans  la  cavité  du  cylindre,  sont  réfléchis 
sur  les  parois,  et  arrivent  à l'objectif  après  avoir  subi  une  double 
réfraction  ; 

1“  Rayons  qui  traversent  Iii  cavité  du  cylindre  en  ligne  droite, 

et  subissent  une  quadruple  réfrac- 
tion. 

liOS  rayons  qui  ne  subissent  que 
deux  réfractions  se  comportent 
comme  dans  un  cylindre  solide. 
Mais  ce  ne  sont  pas  seulement  les 
angles  d'ouverture  w et  3,  mais  bien 
encore  l'épaisseur  des  parois,  qui 
déterminent  jusqu'il  quel  point 
ils  concourent  à éclairer  ces  parois. 
Soit  STLK  (fig.  111),  un  rayon  li- 
mite, qui,  après  sa  première  réfrac- 
tion, soit  tangent  ù la  circonférence 
interne;  soit  R le  grand  rayon,  r 
le  petit  rayon  du  cylindre  creux,  R 
— r,  l'épaisseur  de  la  paroi;  et 
a les  angles  d'incidence  et  de  réfraction  ; v,  l'indice  de  réfraction; 

, usina'  ....  “a-  1 

nous  avons  ; sin  a = r ; sin  a = — — t d ou  sin  * Tous  les 

autres  rayons  qui  traverseront  de  même  les  parois,  devront  donc 

satisfaire  ù la  condition,  sin  a>  Mais  il  faut  en  outre  que  a — 


Fig.  ui. 


■<  lisseront  donc  perdus  pour  l'œil,  quand^sera  égal  à 

une  certaine  grandeur  déterminée.  Dans  des  conditions  données  de 
réfraction,  ils  n'agiront  donc  que  si  les  parois  sont  assez  épaisses. 

Ainsi,  soit»  (indices  de  réfractions  entre  le  flinl  et  l'eau)  et 

1 ,.wo 
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^ =r  0,8;  on  devra  donc  avoir  comme  valeurs  minimum  o>  81”, 

a > 53"8'  ; a — a = 28”.  La  somme  des  angles  d'ouverture, 
U -f-«,  devra  être  voisine  de  4x28  = 112»,  dans  le  cas  môme  où 
seuls  les  rayons  les  plus  inlenses  doivent  concourir  à l’éclairage 

des  parois  du  cylindre.  Il  en  ré- 
sulterait que,  si  d’autres  rayons, 
suivant  une  marche  différente,  ne 
venaient  les  éclairer , ces  parois 
paraîtraient  complètement  noires. 

Les  rayons  qui  ont  été  réfléchis 
suf  la  surface  interne  de  la  paroi, 
cl  ont  subi  une  seconde  réfrac- 
tion, forment,  comme  dans  le  cas 
de  la  huile  d’air,  un  foyer  virtuel 
Irés-prés  du  point  où  le  rayon 
émergent  non  dévié  coupe  le  plan 
de  la  mise  au  point , ce  plan  sup- 
posé passer  par  le  centre.  Voyous 
à déterminer  ce  point  : soit  ST 
(fig.  112)  un  rayon  incident  verti- 
cal, réfléchi  en  11,  et  réfracté  une 
seconde  fois  en  M ; o et  a!  les  angles  d'incidence  et  de  réfraction. 
Il  et  r les  deux  rayons  du  cylindre  ; l’angle  MKIl  = 5 ; l’angle  MIIK 
= 7.  Le  triangle  MIIK  nous  donne  : 

P = 180" -[(«-«')  -f-,1; 

Sin  P = Sin  (a  — a'  -f-  ïj)  = Sia  («  — a')  Cos  rj  -f-  Cos  (a  — a')  S in  a 

Dans  le  triangle  CIIM,  on  a ; ^ = : 

” LU  iiii  «■ 

d’üi'i 

CM^.  , n„.  , 

Sm  i;  = — S'O  « •=  - Sin  a 

d'où 

Sin  P = Sin  (a  — a'}  ^ t — (t  "*■  r 

De  cetle  équation,  on  peut  déterminer  la  direction  du  rayon  émer- 
gent, pour  quelque  angle  d’incidence  que  ce  soit.  Dans  le  cas  où 
5 = 90”,  U est  l'angle  complémentaire  de  ( « — «');  on  a alors  ; 

Cos  (a  — a)  = Sin  IJ  = ? Sin  a' i 


liK.  Il- 
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d’où 


r Sin  g' 

U Cos  (a — a') 


De  cette  dernière  expression,  on  peut  conclure  que,  quel  que  soit 
l'angle  d’incidence,  on  peut  supposer  une  telle  relation  des  dia- 
mètres externe  et  interne  que  le  rayon  émergent  ait  la  môme  di- 
rection que  le  rayon  incident.  La  direction  de  ce  rayon,  et  par  suite 
la  position  de  son  foyer  virtuel,  reculant  d’autant  }ilus  vers  l'inté- 
rieur du  cylindre,  que  a est  plus  petit;  ce  foyer  virtuel  sc  présente 
sous  le  microscope,  comme  une  ligne  claire.  11  serait  assez  inté- 
ressant, au  point  de  vue  pratique,  de  comparer  sa  position  avec  les 
diverses  dimensions  relatives  de  R et  de  r ; c’est  ce  que  représente 
la  table  suivante  où  F indique  la  distance  de  ce  foyer  du  centre, 
ainsi  que  r,  en  fraction  de  R,  pris  pour  unité.  L’indice  de  réfraction 


adopté  est 


« 

cr 

r 

K 

20” 

17”,  44' 

0,504 

0,3420 

25" 

22”,0' 

0,3768 

0,4226 

30” 

20”  ,26' 

0,1460 

0,500 

35” 

30",  43' 

0,5121 

0,5735 

40” 

54”, 55' 

0,5746 

0,6427 

45” 

3'.l”.l' 

0,6531 

0,7070 

50” 

43" 

0,6872 

0,7060 

55” 

46”, .W 

0,7368 

0,8101 

60” 

5U”,27' 

0,7801 

0,8660 

65” 

55”, 48' 

0,822 

0,9063 

70” 

56”, 48' 

0,8304 

0,9397 

75” 

59”,t0' 

0,8035 

0,9659 

80“ 

6I”,16' 

0,9259 

0,9848 

Ce  foyer  virtuel  se  trouve  donc  plus  éloigné  du  centre  que  ne 
l’est  la  surface  interne  du  cylindre.  Le  calcul  démontre  que  tous  les 
rayons,  dont  les  angles  d'incidence  sont  uii  peu  plus  forts  ou  |ilus 
faibles  que  les  précédents  paraissent  provenir  de  points  plus  voisins 
de  la  périphérie;  il  en  résulte  que  la  partie  la  plus  interne  de  la 
paroi  dans  une  étendue  égale  à F r,  se  trouve  dans  l’ond)re,  tandis 
que  la  portion  périphérique  est  faiblement  wlairé  ; son  éclairage 
est  ensuite  augmenté  encore  par  l’effet  des  premiers  rayons  que 
nous  avons  considérés. 

11  est  donc  complètement  faux  que  la  cavité  d'une  cellule  cylindri- 
que soit  en  réalité  aussi  grande  qu'elle  le  pai'ait,  d’après  la  situation 
de  son  ombre  périphérique.  L’erreur  est  d’autant  plus  grande  que 
l’indice  de  réfraction  est  plus  considérable.  Les  cavités  dans  l’inté- 
G.  Rouif.  ~ Microbcopc. 
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rieur  des  grains  de  fécule,  des  noyaux,  des  goulteleltes  d'huile,  elc., 
paraissent  donc  toujours  plus  grandes  qu’elles  ne  le  sont  réellement. 

596.  Quand  les  parois  sont  plus  minces,  la  réflexion  est  plus 
complète,  elle  peut  même  être  totale  ; dans  ce  cas,  la  ligne  claire 
a une  très-grande  intensité.  C’est  ce  qui  se  voit  surtout  dans  les 
cylindres  de  verre  pleins  d’air  et  plongés  dans  l’eau. 

De  l'inégale  réfraction  des  divers  rayons,  il  résulte  que  les  bords 
de  la  ligne  claire  sont  grises,  bleues  en  dehors,  rouges  en  dedans. 

Le  labicau  suivant,  indique  les  variations  de  distance  de  la  ligne 
claire  du  centre,  le  grand  rayon  étant  pris  pour  unité,  en  faisant 
varier  r et  l'indice  de  réfraction. 


ItAIOK  DS  tlk  CATiri. 

DI&TASCE  siPASANT 

LA  LIC5B  CUIRE 

DO  CERTSE. 

1,5 

1.4 

1,35 

1,3350 

1,3356 

1,3356 

0,5 

0,5598 

0,5330 

0,5054 

ü,fi 

0,ü7ü7 

0,6284 

0,6064 

0,7 

0,7<98 

0,7.329 

0,7075 

0,8 

0,8842 

0.8306 

0,8085 

0,9 

0.9G98 

0,9378 

0,9093 

597.  Voyons  maintenant  les  rayons  qui  pénètrent  dans  la  cavité 

cl  sont  réfléchis  sur  les  parois , 
de  manière  à n’arriver  à l’objeclil 
qu’aprés  quatre  réfractions  et 
une  réflexion.  Ces  rayons  détermi- 
nent la  production  d’une  seconde 
ligne  claire,  qui  correspond  au 
point  où  lerayon  émergentnon  dévié 
coupe  le  plan  de  la  mise  au  point. 

Soit  ST  (fig.  H3)  un  rayon  in- 
cident vertical  ; a et  a',  ses  angles 
d'incidence  et  de  réfraction  ; a et 
a'"  les  angles  d’incidence  et  de 
réfraction  à la  surface  externe, 
CPT  = la  moitié  de  l'angle  fait 
par  la  direction  du  rayon  inci- 
dent avec  le  rayon  émergent  cor- 
respondant = P — . Nous  avons 
P — CKT  — (a — a');  ou  comme 
CKT  est  un  angle  extérieur  au  tri- 
angle UKJ. 

CKT  = («"'  — «')  -I-  *'*  = Sa"  — a* 


Fig.  113. 
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OU 

formule  dans  laquelle  nous  avons  : 


Sin  O 


R c-  4 c- 

: - Sin  a'  «=  — Sin  ; 
r nr 


Sin  = « Sin  a"  = 5 Sin  a, 


n êlanl  l’indice  de  réfraction  de  la  substance  qui  compose  le 
cylindre.  Pour  qu’un  rayon  sorte  dans  la  même  direction  que  celle 
dans  laquelle  il  est  arrivé,  il  faut  que  ; 

p = 2»'”  +a'— (a'  + «)=90«. 


Si  le  milieu  ambiant  est  de  l’eau,  ainsi  que  le.  milieu  renfermé 


dans  le  cylindre,  si  l’indice  de  réfraction  n= 


1.5 

1,3350’ 


on  aura  pour 


les  valeurs  relatives  des  deux  rayons  les  valeurs  des  rayons  in- 
diqués de  a,  et,  par  suite,  les  distances  F de  la  ligne  claireau  centre 
du  cylindre  : 


R 

o,« 

U,81>U4 


ül"30' 


Lfaiia  la  aci^unuu  iiqIi 

d’où 


U.' 

St' 

44"24' 

ül» 

79*13' 

51”50' 

01*50' 

80*45' 

. • Il 

1 

on  a fait  - 
r 

n 

Sin  a."  = Sin  a cl  a"  = I 


F 

0,7859 

0,8788 


En  comparant  la  première  colonne  avec  la  dernière,  on  voit  que 
F est  un  peu  plus  petit  que  r,  en  d’autres  termes  que  la  ligne  claire 
tombe  dans  l’intérieur  de  la  cavité. 

La  distance  de  cette  ligne  avec  la  paroi  varie  avec  l’indice  de  ré- 
fraction ; a"'  est  indépendant  de  «,  il  en  résulte  que  dans  la  for- 
mule : 

2 — a'',]=90« 


La  valeur  entre  crochets  diminue  quand  n augmente,  car  alors 
a et  a diminuent,  et  leur  apparence  devient  plus  faible.  Ilfaut,  dans 
ce  cas,  que  » soit  plus  grand  pour  que  la  formule  soit  vraie  ; la 
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ligne  claire  se  trouvera  plus  en  dedans;  elle  se  trouvera  plus  en 
dehors,  si  n diminue,  mais  ces  divergences  sont  si  faibles  qu’on 
peut  les  négliger  dans  la  pratique.  Ex.  : r = 0,8  R. 

n = 1,12.11  1, 2.145  l.em 

Valeurs  coircspondanles  de  F = 0,7859  0,7799  0,7094 

L'indice  de  réfraction  restant  le  même,  et  le  rapport  des  rayons 
variant,  la  différence  entre  r et  F augmente  jusqu'à  ce  que  r = */i  R, 
et  diminue  quand  r < 'j.  11.  Mais  ces  variations  sont  a.<-sez  faibles 
pour  pouvoir  être  négligées.  Ex  ; » = 1 ,649. 

r = 0,8  0.6  0,5  0,4  0,2 

F 0,0306  0,0305  0,0372  0,0345  0,0211 

Si  le  cylindre  creux  est  rempli  d'eau  et  plongé  dans  l’eau,  la  ligne 
claire  intense  a à peu  près  la  même  place  qUe  dans  une  bulle  d’air, 
les  parois  du  cylindre  n’induent  que  d’une  quantité  inappréciable 
pour  la  rapprocher  du  centre.  C’est  ce  que  montre  le  tableau  sui- 
vant, indiquant  les  distances  de  la  ligne  claire  du  centre,  dans  un 
cylindre  creux  et  dans  un  cylindre  d’air  de  même  dimension, 
abstraction  faite  des  parois. 

L’indice  de  réfraction  absolue  de  la  paroi  du  cylindre  = 1,4; 
celui  de  l'eau  =1,3  356. 

r=0,8R.  r = 0,7R.  r — 0,5R. 

Cylhulre  crmis 0,5485  0,4702  0,8415 


Cylindre  d'air 0,5501  0,48785  0,3442 

DilTêrcncc 0,0022  0,0026  0,0027 


L’influence  de  la  paroi  se  trouve  donc  bornée  à la  troisième  dé- 
cimale, tant  que  R est  plus  petit  que  100  niik.  la  déviation  impri- 
mée à la  ligue  claire  par  la  paroi  est  moindre  que  1 millième  de 
millimétré,  et  peut  être  négligée. 

598.  La  ligne  claire  intérieure  se  trouve  plus  près  du  centre  que 
tout  autre  point  éclairé  de  la  même  façon.  Plus  en  dedans  d’elle,  il 
y a ombre  complète  (eu  ne  tenant  compte  que  des  rayons  que  nous 
considérons  aciuellenient)  ; plus  en  dehors,  il  se  produit  nue  pé- 
nombre faiblement  éclairée,  allant  eu  s'obscurcissant  à mesure 
qu’elle  s’approche  delà  ligne  claire  externe.  Dans  des  circonstances 
favorables,  d’autres  ligues  claires  se  inotitrcnt  dans  l’intérieur  de 
la  pénombre  ; ce  phénomène  est  dû  à des  réflexions  multiples. 

599.  Considérons  enfin  le  quatrième  ordre  de  rayons,  ceux  qui 
subissent  quatre  réfractions,  sans  réflexion.  Il  est  évident,  qu’ils 


« 
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éclairent  le  centre  du  cylindre  creux,  tandis  que  vers  les  bords,  ils 


Fig.  I1A. 


se  perdent  pour  notre  vue,  les  points  où  conunenee  la  pénombre 
et  où  elle  passe  à l’ombre,  complète  suivant  les  angles  d’ouver- 
’ture  U tx  S,  l'épaisseur  des  parois  et  l'indice  de  réfraction  des  di- 
vers milieux. 

Supposons, comme  précédemment,  lerayon  incidentST,  (fig.  il4), 
réfléchi  sur  la  paroi  interne  et  émergent  en  R',  nous  aurons  pour 
l’angle  de  divergence  : 

= 4a"  + 2 a'— 2 (a»-t- a). 

Par  l’absence  de  réflexion,  la  direction  du  rayon  est  modifiée 
comme  si,  dans  la  figure,  la  ligne  CN'  avec  le  rayon  réfléchi  corres- 
pondant se  transportait  de  droite  à gauche,  jusqu’à  coïncider  avec 
CN;  dans  ce  cas,  l'angle  de  divergence  2p,  s’est  accru  de  l’angle 
N'CN=-180 — 2 a*';  d’où  nous  tirons  pour  le  rayon  quatre  fois  ré- 
fracté : 

P = 90*  a"  -I-  a'  — (»•  -t-  . 

On  peut  donc  déterminer  les  limites  de  l’ombre  complète  et  de  la 
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pénombre,  soit  = 60“,  î = 12",  n 


1,5 

1 , 535ü' 


nous  aurons 


UMITE*  UMireS 

r DE  U râMOMii».  dcl'ohbrc. 

0.8  0.802  0.047 

0,5  0,557  0,57 

En  réalité  les  limites  de  l’ombre  se  trouvent  portées  un  peu  plus 
en  dedans;  cela  provient  de  ce  que  les  rayons-limites  pour  lesquels 
par  exemple  o = 80“  et  plus,  ont,  par  suite  de  rédexions  multiples , 
perdu  de  leur  intensité,  et  ne  sont  plus  perceptibles  par  l’œil. 

La  figure  1 1 5 représente  la  distribution  de  l’ombre  et  de  la  lu- 
mière pour  chacun  des  quatre  systèmes  de  rayons,  dqns  le  cas  où 
R = 2r.  On  n’a  représenté  que  les  limites  de  l’ombre  totale,  les 
lignes  horizontales  représentent  les  parois,  CG  l’axe  du  cylindre. 

600.  Si  nous  envisageons  le  cylindre  creux  comme  un  simple 
appareil  de  réfraction,  nous  voyons  qu’il  agit  sur  les  rayons  laté- 
raux, qui  ne  pénétrent  pas  dans  sa  cavité  comme  une  sphère  de 
même  épaisseur,  et  sur  ceux,  plusceniraux,  qui  traversent  sa  cavité 
comme  une  lentille  divergente.  11  produit  par  conséquent  des 
images  réelles  et  virtuelles  des  objets  qui  sc  rétléchissent  dans  le 
miroir,  et  l’une  et  l’autre  de  ces  images  sont  visibles  dés  que  le 


tube  du  microscope  est  monté  ou  descendu  de  façon  à ce  qu’elles 
frappent  l'œil. 

I..a  dislance  du  foyer  principal  est  approximativement  la  même 
que  celle  d’une  sphère  ; celle  du  foyer  virtuel  peut  se  calculer  d’a- 
prés  les  formules  connues.  Ainsi  n,  étant  l'indice  de  réfraction  ab- 
solu, R et  r les  rayons,  nous  aurons  dans  les  cas  suivants,  pour 
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valeurs  de  F,  c’est-à-dire  pour  la  distance  négative  du  loyer  à l’axe 


du  cylindre. 

HILICO. 

TALKim  aa  F, 
n = t.1S 

VALKUn  DE  F 

n u=  1 ,tî 

1 

[ dans  l'eau.  . . . 

3,311  R = 0,028.  r 

2.189  R = 4,378.r 

1 

dans  l’air.  . . . 

1,51  R = 3.r 

1,333  R = 2,600.r 

2 = 0,5  < 

1 

1 plein  d'air  et  en- 
I touré  d’eau.  . 

0,571  R = l,U2.r 

0,45  R = 0,0.  r 

2 = 0,1  1 

1 dans  l’eau. . . . 

0,303  R = 4,03.  r 

0,238  II  = 2,38.  r 

1 dans  l'air.  . . . 

0,100  R = i.ee.r 

0,148  R = l,48.r 

Ce  tableau  montre  approximativement  l’induence  exercée  sur  la 
distance  focale  par  le  rapport  des  rayons  entre  eux  et  par  la  nature 
du  milieux.  On  comprend  facilement  que,  quand  rest  très-petit, 
relativement  à R,  on  n’a  plus  à considérer  la  courbure  de  la  sur- 
face cylindrique. 

L’effet  optique  est  le  même  que  celui  qui  est  produit  par  une  cavité 
de  même  diamètre,  renfermée  dans  une  substance  homogène,  de  la 
densité  de  la  membrane  du  cylindre  et  limitée  intérieurement  et 

T 

extérieurement  par  des  surfaces  planes.  Quand  s’approche  de  l’u- 
nité, la  distance  focale  augmente  de  plus  en  plus,  et  devient  enfin 
égale  à l’infini.  Quant  à l’image  virtuelle,  elle  n’est  perçue  que 
dans  certaines  limites,  r et  R ayant  des  valeurs  absolues  trés-fausses. 

La  mensuration  expérimentale  de  cette  distance  focale  donne  des 
résultats  plus  faibles  ; car,  dans  ce  cas,  on  n’a  affaire  qu’aux  rayons 
latéraux,  qui  sont  plus  ou  moins  obliques  relativement  à l'axe  du 
microscope,  suivant  la  nature  et  la  force  de  l’objectif. 

L’image  d’un  cylindre  creux  peut  être  regardée  comme  une 
source  de  lumière  ; en  mettant  le  microscope  au  point  pour  ce 
cylindre,  on  aura  si  l’instrument  n’est  pas  corrigé  au  pointde  vue 
de  l'achromatisme,  une  image  incolore  ; si  on  le  baisse  ou  si  on 
l’élève,  on  aura  des  bords  bleus  ou  rouges.  Il  en  résulte  que,  si 
l’on  examine  de  petites  cavités,  comme  la  lumière  d’une  fibre  du 
liber,  le  centre  d’un  grain  d’amidon,  on  les  verra  incolores  et 
clairs,  quand  le  microscope  sera  abaissé,  rouges,  puis  foncés  à me- 
sure qu’on  l'élèvera.  La  mise  au  point  du  centre  de  la  cavité  se 
trouve  entre  ces  deux  extrêmes,  et  si  les  dimensions  sont  assez  pe- 
tites, l’image  sera  légèrement  rouge. 

Objets  de  forme  irrégulière  ; membranes  à dépressions  ou  à trous 
de  faibles  dimensions. 

60t.  Il  est  évident  que  de  petites  dépressions  cupulaires 
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(figM  1 6)  agissent  comme  des  lentilles  concaves, et  que,  le  microscope 
étant  mis  an  point  convenablement,  elles  donnent  l’image  virtuelle 

"du  diaphragme  ; et,  n'étaient  leurs 
faibles  dimensions,  il  en  serait  de 
même  pour  l’œil  nu.  Si  la  dépres- 
sion a une  forme  prismatique,  ou 
cylindrique,  de  telle  façon  que  le  fond  en  soit  plan,  l’image  en 
disparait  pour  l’œil  nu,  tandis  qu  elle  reste  visible  au  microscope, 
car  l’angle  d’ouverture  est  incomparablement  plus  grand.  Qu’on 
fasse  évaporer  sur  le  porte-objet  une  solution  saline  ; il  se  formera 
une  lamelle  homogène,  mais  criblée  de  trous,  de  dépressions,  de 
fentes,  de  sillons  de  formes  très-diverses  ; dans  la  plupart,  on  verra 
l’image  du  diaphragme  avec, assez  de  netteté,  quand  on  baissera  le 
foyer  un  peu  au-dessous  du  plan  moyen  de  la  mise  au  point. 

La  figure  117  montre  la  production  de  ces  images.  Sur  les  bords  de 

l’ouverture,  les  rayons  lumineux 
arrivant  d’un  point  tri-s-éloigné, 
et,  par  conséquent,  à peu  prés  pa- 
rallèles, sont  déviés  les  uns  en  n, 
les  autres  en  m,  par  réflexion  to- 
tale ; les  deux  faisceaux  ainsi  pro- 
duits, semblent  provenir  de  leur 
point  de  croisement  o,  c’est  là 
que  SC  forme  l’image  virtuelle  do 
la  source  lumineuse.  Que  celle-ci 
se  dévie  à droite,  l’image  se  verra 
dans  le  môme  sens. 

Il  en  est  de  même,  que  la  sur- 
face réfractante  soit  régulière  ou 
non;  que  les  rayons  soient  paral- 
lèles, convergents  ou  divergents, 
il  n’en  résultera  qu’une  augmen- 
tation ou  une  diminution  de  l’espace  où  se  croisent  leurs  prolon- 
gements ; niais  toujours  ret  espace  restera  très-petit,  il  ne  paraîtra 
à l'œil  qu'un  simple  point. 

Si  l’œil  ne  reçoit  que  les  rayons  qui  ont  traversé  l’ouverture  dans 
un  seul  sens,  de  telle  façon,  qu’ils  no  se  croisent  point,  on  aura 
une  image  confuse,  qui  paraîtra  d’autant  plus  grande  que  l’on 
abaisse  davantage  le  plan  de  la  mise  au  point. 

fin  se  servant  d’un  objectif  non  corrigé,  en  élevant  l’objectil 


Kig.  in. 


Fig.  110. 
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au-dessus  du  plan  de  la  mise  au  point,  on  verra  le  centre  de  l’ou- 
verture rouge,  le  bord  bleu  et  l’inverse  quand  on  l’abaissera.  C’est 
le  cas  qui  se  présente  dans  la  plupart  des  inslniinents  ; quand  donc 
on  met  au  point  pour  le  centre  de  petits  pores,  de  petites  fentes, 
etc.,  ils  paraissent  toujours  plus  ou  moins  rouges,  suivant  la  nature 
des  lentilles  du  microscope  (voy.  p.  177).  Souvent,  on  remarque 
aussi  le  liséré  bleu,  malgré  ses  plus  faibles  dimensions. 


Membrane»  ayant  une  surface  plane  et  une  surface 


unauice. 


-1..... 


C02.  Dans  ce  cas  (fig.  118),  les  saillies  agissent  comme  des  len- 
tilles convergentes,  les 

dépressions  comme  des  ^ ; 

lentilles  divergentes.  Si 
l’on  met  au  point  pour  - 
un  niveau  mn  plus 
élevé  que  les  images 
réelles  des  saillies,  celles-ci  paraissent  claires;  les  dépressions  sont 
foncés  ou  rouges,  suivant  leur  degré  de  courbure  ; baisse-t-on  le 
microscope,  les  saillies  deviennent  bleues,  les  dépressions  restent 
rouges.jusqu’é  ce  que  rinstrumcnl  soit  au  point  pour  le  plan  de 
leurs  images  virtuelles.  Baissc-t-on  davantage,  celles-ci  deviennent 
bleues;  les  saillies,  au  contraire,  paraissent  rouges. 

Si  les  saillies  sont  I rés-prononcées,  et  à base  étroite,  il  s'ajoute 
encore  d’autres  apparences  dues  à des 
réllexions  dont  nous pa l ierons  plus  tard. 

Si  la  surface  de  l’objet,  au  lieu  d’être 
ondulée,  est  en  zigzag,  l’effet  produit 
sera  le  même,  les  angles  saillants 
(fig.  119)  donnant  toujours  des  images  réelles,  les  angles  ren- 
trants des  images  virtuelles. 


Fig.  lis. 


Membranes  à surfaces  ondulées  parallèles. 

COô.  Une  pareille  membrane  peut  être  regardée  comme  formée 
par  une  suite  de  cylindres  creux,  traversant  alternativement  en  haut 
leur  face  convexe  et  en  bas  leur  face  concave. 

Un  cylindre  creux  se  comporte  comme  une  lentille  concave;  ces 
portions  de  cylindre  feront  donc  diverger  la  lumière.  Les  points 
principaux  coïncident  avec  le  centre  de  courbure,  quand  le  milieu 
environnant  est  de  l’air,  et  s’approchent  au  contraire  des  surfaces 
de  réfraction  quand  c’est  de  l’eau  ou  un  autre  liquide  (Gg.  120). 
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Les  plans  principaux  d’une  membrane  ainsi  ondulée,  dont  les 
images  virtuelles  sont  à égale  distance  les  unes  des  autres,  ne  sont 

pas  au  même  niveau.  Pour 
^ les  parties  convexes  supé- 
rieurement,  ils  se  trouvent 
sur  la  ligne  a b,  pour  les 
autres  sur  la  ligne  cd.  Les 
images  virtuelles  sont  donc  alternativement  hautes  ou  basses,  et, 
comme  elles  agissent  à la  façon  de  petites  sources  lumineuses,  il 
se  produit  diverses  couleurs  suivant  l’état  de  la  mise  au  point. 
Ainsi,  si  le  microscope  est  mis  au  point  pour  un  plan,  supérieur  à 
cd,  mais  inférieur  &ab,  les  parties  convexes  (fig.  120)  supérieure- 
ment seront  bleues,  les  autres  rouges. 

Couches  denses  et  aqueuses  alternantes. 

60i.  Des  couches  aqueuses,  alternant  avec  des  couches  plus 
dense.s,  agissent  comme  des  fentes  dans  une  substance  homogène, 
remplies  d’un  liquide  dont  l’indice  de  réfraction  est  à celui  de  la 
substance  homogène,  dans  le  môme  rapport  que  celui  des  couches 
aqueuses  aux  couches  plus  denses.  Sous  le  microscope,  on  voit  des 
lignes  alteniativement  bleues  et  rouges,  correspondant  aux  images 
virtuelles  et  réelles  descouches,  qui  ne  se  trouvent  pas  exactement 
au  point.  Le  changement  de  clarté,  la  plus  ou  moins  grande  netteté 
des  ombres,  qui  s’obtiennent  en  changeant  la  distance  de  l’objet  à 
l’objectif,  permettent  à un  œil  habitué  de  reconnaître  approximati- 
vement les  diverses  épaisseurs  de  ces  couches.  Il  est  impossible, 
théoriquement,  de  distinguer  par  ce  seul  moyen  si  l’on  a affaire  à 
des  couches  aqueuses  ou  réellement  à des  fentes. 

Saillies  et  dépressions  comparées  à l'alternance  de  couches 
de  densités  différentes. 

005.  Il  est  impossible,  en  regardant  un  objet  dans  l’eau,  de  dis- 
tinguer si  des  dessins  très-fins,  comme  ceux  des  Diatomées,  des  cel- 
lules végétales,  proviennent  de  la  forme  môme  de  la  membrane,  ou 
d’une  différence  de  densité  de  couches  qui  la  composent.  Mais  si 
on  met  l’objet  dans  un  milieu  plus  réfringent  que  les  parties  les 
plus  denses,  dans  le  sullure  de  carbone,  par  exemple,  le  dessin 
n’est  pas  modifié,  s’il  résulte  de  la  présence  de  parties  inégalement 
denses  ; il  change,  au  contraire,  s’il  est  produit  par  des  inégalités 
delà  surface;  la  distribution  de  l’ombre  et  de  la  lumière  en  est  in- 
tervertie, les^pores  paraissent  des  saillies,  et  inversement. 
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En  effet,  si  l’ohjel  est  limité  par  des  surfaces  planes,  il  en  est  de 
même  du  sulfure  de  carbone  ambiant  ; celui-ci  n'agit  que  comme 
une  lamelle  de  verre,  il  relève  l'image  deTobjetsans  la  changer.  Si, 
par  contre,  la  surface  est  inégale,  la  surface  de  contact  du  liquide 
ambiant  est  inégale  aussi,  en  sens  inverse,  et  comme  ce  liquide  est 
plus  réfringent,  c’est  lui  qui  détermine  la  production  de  l'image 
microscopique  ; l’objet  n’agit  que  comme  une  cavité  de  môme 
forme,  au  milieu  d’une  substance  réfringente. 

Il  va  sans  dire  que  l’objet  ne  doit  pas  être  desséché;  autrement, 
les  couches  aqueuses  primitivement,  feraient  des  saillies  par  suite 
de  la  plus  grande  quantité  d’eau  qu’elles  ont  perdue. 

B.  De  l'inlerpre'lalion  des  aspects  de  l'image  des  corps  colores 
examines  sous  le  microscope, 

606.  Les  personnes  qui  ne  sont  pas  habituées  aux  recherches  mi- 
croscopiques et  auxautros  études  dioptriques,  s’attendent,  en  regar- 
dant les  éléments  anatomiques  d'un  tissu  ou  d’une  humeur,  à leur 
trouver  la  même  couleur  que  celle  qui  est  offerte  par  les  parties 
visibles  à l’œil  nu  qu’ils  forment  par  leur  réunion. 

Mais  il  faut  rappeler  en  premier  lieu  que  les  corpuscules  placés 
sous  le  microscope  ne  représentent  pas  une  quantité  de  matière 
sufQsante  pour  que  les  rayons  do  teinte  spéciale  qu’ils  laissent 
passer,  puissent  impressionner  la  rétine  autant  que  ceux  qui  sont 
réfléchis  par  un  grand  nombre  de  ces  corps.  Aussi  leur  coloration 
ne  devient  bien  sensible  que  lorsqu’on  examine  é un  faible  grossis- 
sement un  certain  nombre  de  corpuscules  superposés.  C’est  ce  dont 
les  globules  rouges  du  sang  et  les  faisceaux  striés  des  muscles 
rouges  offrent  des  exemples. 

De  plus,  certaines  teintes  s’éteignent  de  plus  en  plus  A mesure 
qu’on  augmente  le  pouvoir  grossissant  employé  pour  examiner  le 
même  objet  coloré.  Il  en  est  ainsi  pour  les  corps  colorés  en 
rouge  comme  les  globules  du  sang,  etc.,  d’une  manière  bien  plus 
marquée  que  pour  ceux  qui  sont  colorés  en  jaune,  en  vert,  en 
bleu  et  en  violet.  C’est  ce  qui  fait  qu’à  un  fort  grossissement  les 
hématies  sont  presque  incolores.  Cela  tient  certainement  à ce 
qu’étant  les  moins  réfrangibles  de  tous  ceux  du  spectre,  et  étant 
aussi  des  moins  éclairants,  les  rayons  rouges  impressionnent  de 
moins  eu  moins  la  rétine  à mesure  que  la  petitesse  et  la  courbure 
des  lentilles  laissent  arriver  dans  l'œil  un  moindre  nombre  des 
rayons  lumineux  qui  traversent  l’objet  étudié. 
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Il  pst  des  corps  qui,  vus  h l’œil  nu,  semblaient  devoir  être  in- 
colores ou  peu  colorés  sous  le  microscope,  et  qui,  là,  au  contraire, 
oiïi'ent  un  ton  brillant.  Jaunâtre  ou  non,  avec  un  contour  foncé  ; par- 
ticularité due  alors  au  fort  pouvoir  réfringent  de  leur  substance 
plus  encore  qu’à  leur  coloration  propre.  Telles  sont  les  fibres  élas- 
tiques, certains  filaments  cornés  ou  pileux,  etc. 

Il  faut  noter  de  plus  que  la  plupart  des  matières  colorantes  d’o- 
rigine organique  sontdichroiques,  c’est-à-dire  que  les  rayons  colo- 
rés qu’elles  réfléchissent  sont  autres  que  les  rayons  colorés  par  les- 
quels elles  se  laissent  traverser,  de  sorte  que,  vus  à l’œil  nu,  ils  ont 
une  teinte  autre  que  vus  par  lumière  transmise  sous  le  microscope. 
On  sait,  du  reste,  que  les  rayons  que  les  corps  laissent  passer, 
atissi  bien  que  ceux  qu'ils  réfléchissent,  sont  ceux-là  seulement 
qu’ils  n’absorbent  pas,  qu’ils  n’utilisent  pas.  C’est  ainsi  que  les 
globules  du  sang  et  les  faisceaux  striés  des  muscles  rouges  sont 
d’un  Jaune  pâle  rougeâtre  sous  cet  instrument,  que  les  corps  gras 
qui  sont  blancs  à la  lumière  rônéchie,  colorent  en  Jaune  celle 
qu’ils  réfractent,  sans  parler  de  leur  contour  foncé  et  irisé;  iri- 
sation qui  ne  tient  pas  à leur  couleur,  mais  à leur  pouvoir  dis- 
persif  (voy.  p.  2fiô).  C’est  encore  ainsi  que  la  matière  colorante 
biliaire  perd  sous  le  microscope  de  la  teinte  verte  qu'elle  avait 
(Mur  prendre  un  ton  orangé  ou  d’un  jaune  brunâtre. 

Les  grains  de  chlorophylle,  les  matières  colorantes,  jaunes  et  vio* 
lettes,  des  plantes  et  de  divers  animaux  conservent,  au  contraii’e,  par 
lumière  transmise,  la  couleur  qu’elles  ont  quand  elles  sont  vues  à 
l’aide  de  la  lumière  réfléchie.  Il  en  est  ainsi  également  decertaines 
matières  colorantes  rouges  des  plantes,  de  celle  de  la  coche- 
nille, etc.  Il  faut  du  reste,  dans  la  détermination  de  la  teinte  des 
corps  dont  la  couleur  est  peu  prononcée,  tenir  compte  de  son  mé- 
lange à celle  qui  est  parfois  donnée  par  les  opticiens  à leurs  jeux 
de  lentilles  (voy.  p.  177,  g 218). 

C.  Interprétation  des  aspects  de  l'image  des  globules  graisseux 
et  autres  analogues  vus  sotts  le  microscope. 

607.  Parmi  les  corps  qui  frappent  l’attention  au  début  des  ob- 
servations microscopiques,  il  faut  signaler  les  globules  graisseux,  en 
général,  quelles  qu’en  soient  la  forme  et  la  consistance,  et  les  bulles 
d’air.  Les  premiers  frappent  d’une  part  en  raison  de  la  teinte  jaune 
plus  ou  moins  prononcée,  dont  nous  venons  de  parler  qui  est  com- 
mune à la  plupart  des  composés  de  cet  ordre,  mais  surtout  en  raison 
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de  leur  centre  brillant  avec  un  contour  large  et  noirâtre,  toujours  au 
moins  de  teinte  foncée,  et  bordé  lui-môme  souvent  d’une  bande 
irisée  qui  fait  qu'on  croit  à chaque  instant  ne  pas  les  avoir  bien  pla- 
cés au  point  de  la  vision  distincte. 

Nous  avons  déjà  indiqué  quelle  est  la  cause  physique  de  ces  di- 
verses particularités  (p.  266).  Notons  encore  que,  comme  pour  les 
autres  corps  sphériques  vus  par  lumière  transmise,  leur  centre 
devient  de  plus  en  plus  brillant  et  plus  étroit,  à mesure  qu'on  en 
éloigne  l’objectif  à l’aide  de  la  vis  micrométrique,  pendant  que 
leur  contour  devient  plus  foncé,  plus  large,  plus  mal  limité  en  de- 
hors. Leur  centre  clair  s’élargit  en  pâlissant,  leur  contour  se  rétré- 
cit et  pâlit,  puisse  circonscrit  d’une  bande  de  lumière  diffuse  quand, 
au  contraire,  on  en  rapproche  l’objectif.  Lorsque,  ainsi  que  cela  est 
commun,  les  corpuscules  graisseux  ont  une  forme  cylindroîde,  sous 
une  longueur  plus  ou  moins  considérable,  ces  particularités  se 
voient  encore,  seulement  il  faut  les  observer  dans  le  sens  de  la  lon- 
gueur des  objets  examinés. 

608.  L’aspect  de  l’intérieur  des  gouttes  d’huile  est  du  reste  notable- 
ment modifié  dans  les  cas  assez  fréquents  où , des  gouttes  graisseuses 
ayant  été  agitées  avec  de  l’eau,  des  liquides  mucilagineux  ou  albumi- 
neux,des  gouttelettes  d’eau  ont  été  emprisonnées  par  l’huile, ou  par- 
tiellement enchâssées  à sa  surface  ; on  a alors  de  véritables  vacuoles 
occupées  par  un  liquide  réfractant  moins  fortement  la  lumière  que 
la  matière  qui  les  environne;  mais  il  ne  faut  pas  les  confondre  avec 
les  vacuoles  qui  se  produisent  spontanément  dans  les  gouttes  sarco- 
diques  (voy.  Dujardin  Infusoires,  1841,  p.  41),  dont  il  sera  ques- 
tion dans  le  premier  chapitre  de  la  troisième  partie  de  ce  livre. 

609.  On  peut  considérer,  disent  Nâgeli  et  Schwendener  (loc.cit., 
p.  196),  une  goutte  d’huile  flottant  dans  l’eau  comme  un  corps  de 
forme  quelconque,  à section  verticale  circulaire,  plongé  dans  un 
milieu  moins  réfringent  ; soit  u et  3 les  angles  d’ouverture  de  l’ob- 
jectif et  du  diaphragme  ; MN  (fig.  121)  le  plan  de  la  mise  au  point  ; 
STLF  un  rayon  lumineux  réfracté,  dont  le  prolongement  de  la  por- 
tion émergente  coupe  en  P le  plan  de  la  mise  au  point  HN  ; a et  af 
1^  angles  d’ouverture  et  de  réfraction.  Nous  avons  pour  la  moitié 
de  l’angle  de  divergence  : 


mais 


LOT  ou  p — p 


1 

3 


LOT  = Loc; 


LOC  = l,8O-(90-+TLO)  =90'-TLO:rTLO  = « -a' 
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f = 90—  (a  — «') 

Si  nous  prenions  ce  rayon  comme  le  rayon  limite  du  cdne  lumi- 


Fig.  lïl. 


neux  venant  à l'œil,  nous  établi- 
rions comme  ci-dessus,  que 


Si  nous  considérons  des  rayons 
plus  internes  de  ce  cône,  nous 
voyons  que  pour  eux  nous  aurons 

P>90— ^ 

ce  qui  amène  à l'équation 


Pour  le  point-limite,  éclairé  par 
le  rayon  le  plus  extrême,  nous 
avons: 

P=9ü-îi^', 

d'où 

f flj  H-  5 


Supposons  que  le  prolongement  d'un  rayon  périphérique  émer- 
gent vienne  couper  le  plan  de  la  mise  au  point  en  P,  à la  surface  de 

Cii  I ^ 

la  goutte  d'huile  (fig.  122);  Si  alors,  nous  avons  a — a'  < — j— 

ou  O — a'  ■<  — ■■■  **  l'ombre  totale  fera  défaut  dans  le  premier  cas, 

la  pénombre  même,  dans  le  second.  La  goutte  sera  entièrement 
éclairée,  d'une  façon  uniforme.  Cela  arrive  quand  l’indice  de  ré- 
fraction = l,5;<u  = C0°;i<;22‘>;a  — a'  sera  égal  à 9 1 /2  ®,  et 

9 1/2.  Des  gouttelettes  d'huiles  des  grains  sphériques  d'a- 
midon, des  poils  cylindriques,  elc.,  etc.  dont  l'indice  de  réfraction 
ne  diffère  pas  beaucoup  de  celui  que  nous  venons  d'admettre,  ne 
présentent  aucune  ombre  périphérique,  quand  on  emploie  un  objec- 
tif puissant,  tandis  que,  si  l'on  se  sert  de  faibles  objectifs,  dont  l'an- 
gle de  l'ouverlui  eest  plus  petit,  cette  ombre  se  montre  d'autant  plus 
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nette  que  l'objeclir  est  plus  faible.  Elle  aura  son  maximum  quand 
on  regardera  à l’œil  nu,  car  alors  u = 0 . — Si  au  lieu  d’&i  c’est  5 
qui  varie,  on  observera  l’inverse. 

Si  les  rayons  incidents  sont  parallèles,  siô  = 0,  les  limites  du  l’om- 
bre et  de  la  pénombre  se  confondent  ; il 
n’y  a pas  de  pénombre  ; à mesure  que  ^ 
augmente,  l’ombre  se  rétrécit,  la  pénom- 
bre augmente  et  atteint  le  centre,  quand 
J = U . Si  J > «J,  la  limite  de  la  pénom- 
bre s’écarte  du  centre,  ainsi  que  celle  de 
l'ombre,  et  elles  arrivent  toutes  deux  à la 
périphérie  plus  ou  moins  tôt,  suivant  la 
valeur  d'u.  Le  fait  expérimental  est  d’ac- 
cord (ou  à peu  prés,  car  il  faut  tenir 
compte  des  déperditions  de  la  lumière) 
avec  ces  résultats  théoriques.  Que  l’on 
regarde  par  le  tube  du  microscope,  après 
avoir  enlevé  les  lentilles,  une  sphère  ou 
un  cylindre  de  verre  placé  dans  le  cône 
lumineux  incident,  le  milieu  seul  de  l'objet  paraîtra  éclairé  comme 
un  point  ou  une  ligne,  et  les  bords  en  seront  larges  et  noirs.  Si  on 
regarde  l'objet  libre,  3 étant  alors  très-grand,  il  paraitra  clair 
dans  toutes  scs  dimensions. 

La  distance  focale  d’une  sphère  ou  d’un  cylindre,  en  considérant 
les  rayons  incidents  parallèles,  est  donnée  par  la  formule 


A = 


iiV 


où  n'  et  no  représentent  ,les  indices  de  réfraction  de  la  substance 
de  la  sphère  et  de  celle  du  milieu  ambiant,  et  r le  rayon  de  la 
sphère.  Mettant  le  microscope  au  point  pour  ce  niveau,  on  aperçoit 
l’image  réelle  d’objets  éloignés,  dont  la  lumière  émise  arrive  à tra- 
vers le  diaphragme  sur  l'objet.  En  rendant  les  rayons  le  plus  paral- 
lèles possible,  on  peut,  dans  certains  cas,  mesurant  la  grandeur  de 
l’image,  celle  de  l’objet  et  la  distance  de  l’objet,  connaissant  les  indi- 
ces de  réfraction,  arrivera  calculer  cette  formule  jusqu’à  la  deuxième 
décimale.  Un  se  sert  à cet  effet  de  la  formule  des  foyers  conju- 


-t- 


1 

? 


11. 

f 
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D.  Interprétation  des  aspects  de  l'image  des  bulles  d'air  sous 
le  microscope. 

610.  Les  petites  bulles  d'air,  d'acide  carbonique,  etc.,  qui  sou- 
vent sont  emprisonnées  dans  le  liquide  de  la  préparation  se  présen- 
tent sous  forme  do  sphères  ou  d'ovoïdes  de  teinte  générale  foncée,  d’as- 
pect métallique,  de  dimensions  diverses.  Quand  elles  sont  au  point 
de  la  vision  distincte,  elles  offrent  un  contour  net  et  elles  sont  unifor- 
mément d’un  noir  bleuâtre  avec  un  centre  plus  clair,  d’uii  blanc 
jaunâtre  ou  verdâtre  métallique,  si  elles  sont  de  moyen  volume  et 
formant  un  point  très-brillant,  jaunâtre  si  elles  sont  très-petites. 
Ce  centre  devient  trés-brillant,  net,  et  le  bord  de  la  bulle  s’entoure  , 
de  zones  alternativement  claires  et  foncées  puis  devient  diffus  et 
s’efface  quand  on  en  rapproche  l’objectif.  Le  centre  et  le  contour 
deviennent  au  contraire  de  plus  en  plus  noirs,  puis  diffus  quand 
on  éloigne  celui-ci. 

Cet  aspect  des  bulles  d’air  vues  par  lumière  transmise  tient  à ce 
que,  en  raison  de  la  courbure  et  du  poli  de  leur  surface,  elles  réflé- 
cliissent  eu  diverses  directions,  sans  la  laisser  passer  jusqu’à  l’objec- 
tif, une  grande  partie  de  la  lumière  que  le  miroir  projette  sur  elles. 
Elles  ne  sont  vues,  par  suite,  que  d’après  le  mécanisme  qui  nous 
laisse  apercevoir  les  corps  opaques,  qui  arrêtent  la  lumière  pendant 
que  les  rayons  qui  passent  autour  d’eux  éclairent  sans  obstacles  le 
reste  du  champ  du  raiscrosepe  et  impressionnent  vivement  la 
rétine. 

11  n’y  a exception  dans  les  bulles  d’air  que  pour  une  portion  des 
rayons  qui  avoisinent  la  ligne  étendue  du  centre  du  miroir  au  cen- 
tre des  lentilles  du  microscope,  en  passant  par  le  centre  de  la 
sphérulc  gazeuse.  Ceux-là  travei-sent  cette  dernière,  et  donnent  à 
ce  centre  le  ton  brillant  dont  il  a été  question  et  qui  tranche  sur  la 
teinte  noire  du  contour.  C’est  précisément  en  raison  de  cette  ré- 
flexion de  la  plus  grande  partie  de  la  lumière  qui  tombe  â la  surface 
mêmes  des  bulles  d’air  que  celles-ci  paraissent  blanches  et  bril- 
lantes, quand  elles  sont  acumulées  en  nombre  assez  grand  pour  être 
visibles  à l’œil  nu  comme  dans  l’écume.  Les  faits  indiqués  précé- 
demment, et  ces  derniers  doivent  être  familiers  ùtous  les  observa- 
teurs, non-seulement  dans  le  but  d’arriver  à distinguer  aisément 
des  objets  préparés  les  bulles  d’air  accidentellement  dispersées 
, dans  la  préparation,  mais  aussi  parce  que  souvent  des  gaz  peuvent 
se  trouver  naturellement  dans  certains  organes  microscopiques 
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dont  il  faut  pouvoir  interpréter  exactement  la  natnre  d’après  leur 
aspect.  C'est,  par  exemple  en  raison  des  particularités  physiques  in- 
diquées plus  haut  que  les  ostéoplastes  et  leurs  canalicules  sont 
noirs  sur  les  préparations  d’os  secs  dans  lesquels  Taira  remplacé  le 
liquide  que  contenaient  d'abord  ces  cavités,  taudis  que  ces  mêmes 
parties  réfléchissent  la  lumière  en  blanc,  lorsque,  au  lieu  d'examiner 
la  préparation  par  lumière  réfractée  on  Tétudie  à l’aide  de  la  lu- 
mière réfléchie.  Les  trachées  des  insectes  et  des  arachnides  offrent 
de  fréquents  exemples  du  même  genre  et  il  en  est  encore  ainsi  pour 
certains  poils  et  autres  cellules  des  plantes.  Notons  qu’il  est  des  cas 
dans  lesquels  la  lumière  ainsi  réfléchie  s’associantà  la  lumière  tra- 
versante, donne  un  ton  gris  particulier  aux  objets  ; cela  oblige  de 
placer  un  écran  devant  la  préparation  qui  arrête  la  lumière  inci- 
dente, pour  éviter  les  tons  mixtes  dus  au  mélange  de  l’arrivée  à 
Tœil  des  deux  sortes  de  lumières. 

Quand  les  bulles  sont  grosses  et  surtout  quand  elles  sont  dépri- 
mées entre  le  porte-objet  et  la  lamelle  supérieure,  l’angle  formé 
avec  leur  surface  par  les  rayons  qui  la  frappent  est  assez  ouvert  pour 
qu’une  partie  de  ceux-ci  pénètrent  dans  la  bulle,  de  manière  à ce 
que,  réfractés  par  le  gaz,  ils  en  sortent  et  arrivent  sur  l’objectif,  puis 
de  là  jusqu’à  Tœil  de  l’observateur.  Le  centre  de  ces  bulles  est  par 
suite  clair,  mais  pourtant  un  peu  moins  que  le  reste  du  champ  du 
microscope,  et  bleuâtre  tandis  que  leur  pourtour,  dont  la  courbure 
est  telle  qu'il  réfléchit  la  lumière  comme  il  a été  dit  plus  haut,  est 
noir,  puis  présente,  quand  on  en  éloigne  ou  en  rapproche  l’objectif, 
les  modifications  de  ton  cl  de  netteté  déjà  mentionnées. 

Quand  les  bulles  en  plus  ou  moins  grand  nombre  se  touchent  au 
sein  du  liquide  sans  se  réunir,  la  lumière  est  réfléchie  latéralement 
de  Tune  sur  Tautre  sous  des  incidences  qui  lui  permettent  de  tra- 
verser le  gaz,  et  d’arriver  à l’objectif  après  une  réfraction  qui  la 
concentre  sous  forme  de  bandes  claires  rayonnant  avec  régularité 
du  point  commun  de  contact  des  bulles  jusqu'au  bord  intérieur  du 
contour  foncé  de  chaque  bulle. 

11  n’est  pas  sans  importance  sous  ce  rapport  d'étudier  les  mouve- 
ments et  les  changements  d'aspect  que  montrent  les  bulles  de  gaz 
qui  grandissent  et  se  réunissent  plus  ou  moins  brusquement  sous 
les  yeux  de  l’observateur,  quand  on  traite  des  carbonates  par  les  aci- 
des sous  le  microscope. 

Au  lieu  d'être  emprisoimés  sous  forme  de  bulles,  les  gaz  sont  sou- 
vent disposés  en  traînées  ou  cylindres  plus  ou  moins  étroits,  subdi-* 
C.  Rubis.  — Hicroaoo|ie.  30 


Digitized  by  Google 


406  INTERrnÈTATION  DE  L’IMAGE  DES  BULLES  D’AIIl. 

visés  ou  non  non,  de  forme  bizarre.  Leur  centre  et  leurs  bords  pré- 
sentent, quand  on  en  rapproche  ou  en  éloigne  l'objectif  les  change- 
ments indiqués  ci-dessus  (p.  464);  leur  forme  et  leurs  dimensions 
seules  sont  différentes. 

61 1 . Quand  une  préparation  se  dessèche  et  que  l'air  remplace, 
entre  les  deux  lames  de  verre,  le  liquide  évaporé,  il  reste  souvent 
des  bandes  étroites  de  ce  dernier,  prenant  des  figures  variées 
pouvant  ressembler  à des  traînées  de  gaz  ; elles  sont  limitées  par 
un  contour  foncé  de  teinte  analogue  à celle  du  pourtour  des  bulles 
et  des  traînées  de  gaz,  parce  que  là  c'est  en  effet  l'air  qui  empri- 
sonne en  quelque  sorte  le  liquide  dont  les  portions  contiguës  à ce 
dernier  arrêtent  la  lumière  en  la  réllécbissant  vers  sa  source  comme 
le  font  les  bulles.  Mais  on  les  distingue  aisément,  en  ce  qu’en  appro. 
chant  l'objcctirdes  bandes  liquides  ainsi  limitées,  leur  centre  bril- 
lant devient  foncé  avant  de  disparaître  ou  de  devenir  diffus,  inver- 
sement à ce  qui  a lieu 
pour  les  gaz;  il  pâlit, 
puis  s'obscurcit , au 
. contraire , quand  on 
éloigne  l'objectif. 

C'est  à la  forte  ré- 
fraction que  les  corps 
gras  font  subir  û la  lu- 
mière et  à la  déviation 
par  réflexion  que  lui 
impriment  les  bulles 
de  gaz  qu'ils  doivent 
de  rendre  invisibles  les 
corpuscules  auxquels 
ils  se  trouvent  super- 
posés. 

612.SoitâB(fig.l33) 
la  section  verticale 
d'une  bulle  d'air  sphé- 
rique, flottant  dans  l'eau,  et  M N le  plan  mis  au  point  du  micro- 
scope. Un  point  quelconque  P de  ce  plan,  disent  Nâgeli  et  Schwen- 
dener  (/oc.  oit.  p.  134),  a son  image  microscopique  produite  par' 
_ les  rayons  qui,  après  avoir  traversé  la  bulle  d'air,  paraissent  pro- 
venir de  P,  et  qui,  réfractés  dans  le  microscope,  arrivent  à l'œil. 
Ces  rayons  ne  peuvent  évidemment  pas  faire  avec  la  verticale  un 


Fig.  lO. 
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angle  plus  grand  que  la  moitié  de  l'angle  d'ouverturede  l'objectif  ; 
si  celui-ri  est  de  60°,  cet  angle  sera  au  maximum  de  30°.  L'angle 
que  formeront  les  rayons,  venant  par  en  bas,  sera  déterminé  par 
les  dimensions  du  diaphragme.  Ceux-ci  seront  vus  du  centre  de  la 
bulle  d'air  sous  un  angle  égal  à celui  que  font  les  rayons  péri- 
phériques du  cène  lumineux  incident.  Si  cet  angle  est  de  30°,  on 
connaîtra  la  valeur  de  l'angle  que  forment  les  rayons  incidents  avec 
les  rayons  émergents,  tant  du  moins  qu'il  s'agira  de  rayons  qui, 
comme  T S,  sont,  avant  et  après  la  réfraction,  à la  surface  du  cône 
lumineux. 

Prolongeons  le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent,  et  par  leur 
point  de  rencontre  O,  menons  la  verticale  XQ  ; désignons  par  a et 
5 les  angles  d'ouverture  que  nous  venons  d'admettre  de  60°  et  de 
30°  ; nous  avons  : 

|_SOT  = 180°— LTOIt.  . . 

mais  ‘ 

L TOR  = |_QOR  — i_goT=.î^^  ’ 

|_  SOT  = ISO  — - ISO  — 15  = lOV. 

# 

Si  du  centre  C,  nous  menons  un  rayon,  par  le  point  O,  ce  rayon 
divisera  en  deux  parties  égales  l'angle  des  rayons  émergent  et  inci- 
dent, et  il  sera  perpendiculaire  à la  direction  du  rayon  lumineux 
dans  l'intérieur  de  la  bulle  d'air  ; appelons  a l'angle  d'inridence, 
a l'angle  de  réfraction,  p la  moitié  de  l'angle  que  forment  les  rayons 
incident  et  émergent,  nous  aurons  : 

tt'  — a ~ 90“  — P 

et  dans  le  cas  ae.luel,  où  p = ’ ‘ ° 

— a=7'/«* 

Admettons  1 ,3356  comme  indice  de  réfraction  de  l'oau  ; ueUe 
équation  sera  remplie  quand  « = ‘20°  45',  et  par  conséquent, 
= 28°  15'. 


Nous  pouvons  déterminer  la  position  du  point  P par  le  triangle 
CPJ  : 


d'où 


GP  : r=  Sina  : Sin 


Sin  20*45' 
SintiO*  ’’ 


0,04858  r. 
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Considérons  un  autre  rayon  Z K,  moins  oblique  par  rapport  à la 
verticale,  et  paraissant  également,  après  réfraction,  provenir  du 
point  P ; il  croisera  le  rayon  précédent,  et  rencontrera  l’objectif  à 
une  moins  grande  distance  de  son  centre.  11  en  est  de  même  de 
tous  les  autres  rayons.  Si,  dans  le  cône  lumineux  émergent,  nous 
considérons  ainsi  successivement  tous  les  rayons,  en  allant  de  gau- 
che à droite,  nous  voyons  que  les  rayons  correspondants  du  cène 
incident  vont,  eux,  de  droite  à gauche;  l’angle  qu'ils  forment  avec  la 
verticale  va  en  diminuant,  puis  change  de  sens,  jusqu’à  atteindre 
un  maximum  de  Ib".  Il  est  évident  que  ce  maximum  estatteint  avant 
que  les  rayons  émergents  fassent  à droite  un  angle  de  30°;  la  dou- 
ble réfraction  déterminant  tou- 
jours une  déviation  à gauche. 
Le  calcul  démontre  que,  dans 
le  cas  particulier,  le  rayon- 
limite  T'  L',  après  sa  sortie 
à travers  la  bulle  d'air,  fait 
encore  un  angle  à gauche 
de  18°. 

613.  Nous  n’avons  considéré 
que  les  rayons  contenus  dans 
un  plan;  mais  il  en  est  de 
même  de  tous  les  autres  qui, 
après  réfraction,  semblent  pro- 
venir du  point  iiilérieurp,  et  il 
en  résulte  que  ce  point  parait 
aussi  éclairé  que  quelque  autre 
partie  du  champ  du  microscope 
que  ce  suit,  tous  les  rayons 
du  cdnc  lumineux  incident 
concourant  à produire  son 
image. 

Soit  un  autre  point , p 
(Og.  124),  situé  plus  loin  du  centre  C de  la  bulle  d’air. 

L angle  d émergence  ( a = angle  incidence)  est  plus  grand,  et 
la  valeur  de  p est  plus  petite.  Un  rayon  périphérique,  parallèle  à 
IL  (tig.  123 et  124)  est  réfracté  de  telle  sorte, qu'il  fait  avec  la  verti* 
cale  un  angle  supérieur  à 30°,  et  qu'il  n’arrive  pas  à l’œil.  Il  en 
est  de  même  des  autres  points,  encore  plus  éloignés  du  centre  de  la 
bulle  d air;  les  rayons  du  cône  lumineux  situés  plus  à gauche  se 
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perdent,  et  finalement,  le  seul  rayon  périphérique  tl,  parallèle  à 
TL'  arrive  encore  à l’œil. 

Ce  point-limite  (flg.  124)  peut  être  déterminé  comme  l'a  été  le 
point  p.  Nous  savons  en  elTet,  que. 


011  dans  le  ras  particulier 


que,  de  plus,  «'  — a = 90  — p = 22  1 /2".  flotte  différoncc  ovisle, 
avec  l’indice  de  réfraction  que  nous  avons  admis,  quand  a = 43“, 
par  conséquent,  a = 65"  37'.  La  position  du  point;),  sera  donnée 
par  la  formule  : 


,,  _ Sin  W" 
^“Sin  60- 


.r=0.7«75.r 


Il  en  résulte  que,  sous  le  microscope,  la  bulle  d'air  doit  se  mon- 
trer (les  angles  d’ouverture  admis)  avec  un  bord  noir,  dont  la  lar- 
geur égale  (1  — 0,7875)  r = 0,2125  r.  La  partie  centrale,  jusqu’à 
P est  aussi  claire  que  le  reste  du  champ,  et  la  zone  comprise  entre 
P et  ;),  offre  une  teinte  de  transition.  Un  changement  dans  les  an- 
gles d’ouverture  de  l’objectif  et  du  diaphragme  peuvent  modifier 
ces  rapports,  mais  non  la  distribution  de  la  lumière  ; si  ces  angles 
sont  plus  grands,  le  bord  noir  doit  être  iilus  faible;  et  plus  large, 
s’ils  sont  plus  petits.  Un  éclairage  oblique  doit  faire  paraître  le  cer- 
cle clair  excentrique. 

Il  n'en  est  cependant  pas  tout  à fait  ainsi.  La  partie  centrale  claire 
est  bien  entourée  d’une  zone  foncée,  allant  graduellement  jusqu’au 
noir;  mais  celle-ci  n’atteint  pas  la  périphérie,  elle  est  entourée  elle- 
même  d’une  série  de  cercles  concentriques  alternativement  clairs 
et  foncés,  formant  une  pénombre. 

Ces  phénomènes  sont  dus,  non  à la  réfraction  de  la  lumière,  mais 
aux  réfiexions  multiples  que  subissent  les  rayons  lumineux.  TL 
(flg.  125)  nous  représentera  un  de  ces  rayons,  qui,  en  R,  subit  une 
réflexion  et  est  réfracté  une  seconde  fois  en  J.  Il  peut  se  faire  cpie 
le  rayon  incident  et  le  rayon  émergent,  soient,  à la  suite  de  cette 
réflexion  dans  une  même  ligne  droite,  et  le  calcul  démontre  que 
cela  arrive,  dans  notre  cas,  pour  un  angle  d'incidence  de  43"  1/2. 
Considérons  (fig.  126)  un  faisceau  parallèle,  ST;  le  rayon  seul  dont 
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l’ongle  d'incidence  a = -13“  1/2,  continuera  sa  roule  dans  sa  pre- 
mière direction,  les  autres  seront  déviés,  ceux  dont  a < 43“  1/2  5 
gauche,  ceux  dont  « > 43“  1/2  à droite.  Le  calcul  établit  que  les 
rayons  parallèles  dont  l’angle  d’incidence  varie  entre  40“  et  44“ 
reçoivent,  par  suite  de  la  réflexion  intérieure  une  direction  telle, 
qu’ils  semblent  tous  provenir  de  points,  dont  la  distance  du  centre 

1 ■ ’ 

varie  de  0,68  é 0,70  r,  difTèrenl  donc  au  plus  de  gjj  du  rayon.  En 
d’autres  termes,  au  faisceau  incident  de  rayons  parallèles  corres- 


Fi».  1*5.  • E‘g-  1*®- 


pond  un  cène  émergent,  dont  le  point  de  convergence  virtuel,  o, 
se  trouve  un  peu  au-dessous  du  plan  de  la  mise  au  point  ; et  très- 
près  de  la  ligne  qui  représente  le  rayon  sortant  sans  déviation. 
C’est  là  que  se  concentre  l’image  perçue  par  l’œil.  — Il  en  est  de 
même  si  nous  considérons  des  rayons  placés  dans  un  plan.  — Ite 
celle  façon, au  milieu  de  la  zone  d’ombre,  se  trouve  tm  espace  qui 
parait  éclairé,  et  qui  est  placé  à une  distance  du  centre,  CO  = 
0,6‘J  r,  et  qui  forme  un  cercle  clair.  Les  dimensions  de  ce  cercle 
varient  avec  les  angles  d’ouverture  du  diaphragme  et  de  l’objectif, 
et  ses  contours  se  troublent  si  on  abaisse  ou  élève  l’objectif. 

Les  rayons  qui  ont  subi  une  double  réflexion  intérieure  se  com- 
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portent  de  môme  et  produiront  un  nouveau  cercle  extérieur,  mais 
moins  net,  et  une  partie  des  rayons  se  perd,  par  suite  de  la  double 
réflexion,  et,  d’un  autre  côté,  l’angle  d’incidence  nécessaire  pour  la 
production  du  phénomène  varie  dans  des  limites  bien  plus  bibles, 
de  45°  1/2  à 47°.  i 

Ce  cercle  externe  se  trouve  à 0,725  r du  centre,  soit  à 0,036  r r, 


ou  environ  ^ du  diamètre  en  dehors  du  prccédenl  ; il  est  placé  un 


peu  au-dessus  du  plan  de  la  mise  au  point  ; ce  sera  donc  é un  niveau 
un  peu  plus  élevé  qu’il  paraîtra  le  plus  pettement  limité. 

Les  faisceaux  qui  ont  subi  un  plus  grand  nombre  de  réflexions 
intenses,  3 é 4 ou  plus,  donneront  de  mémo  lien  à niitmit  de  cercles 
externes. 

Ces  cercles’ cesseront  de  se  produire  quand  l’angle  d’incidence 
aura  atteint  sa  limite,  qui  pour  l’eau  et  l’air  est  de  48°20'  ; le  cer- 
cle correspondant  é ce  rayon-limite  est  é 0,7487  r du  centre.  Cela 
ne  veut  pas  dire  cependant  que  la  portion  plus  externe  no  sera  pas 
éclairée  par  suite  de  réflexions  intenses. 

Les  rayons  Inmineux,  qui  ne  concourent  pas  é la  formation  des 
cercles,  sont  déviés  de  telle  façon  qu’ils  paraissent  provenir  de 
points  situés  en  dehors  du  cercle  correspondant;  il  en  résulte 
comme  effet  général,  un  léger  éclairage  du  bord,  tandis  qu’A  l’inté. 
rieur  des  cercles,  l’ombre  parait  complètement  noire,  car  il  y a ab- 
sence complète  de  lumière. 

Ladistancedecesccrcleslumineux  variant  suivant  dos  quantités  dé- 
terminées par  l’indice  de  réfraction,  il  est  évident  qu’elle  se  modifiera 
suivant  les  liquides  que  l’on  considérera,  .\insi,  dansriuiile  dont 
l’indice  de  réfraction  = 1,5,  le  cercle  clair  le  plus  intense  sera  ft 
0,5957  r du  centre.  De  même,  dans  la  lumière  bleue,  les  cercles 
sont  plus  rapprochés  du  centre  que  dans  la  lumière  rouge  ; aussi , 
en  employant  la  lumière  blanche,  les  cercles  paraitront-ils  limités 
intérieurement  de  bleu,  extérieurement  de  rouge. 

Les  cercles  clairs  et  leurs  listTés  colorés  sont  surtout  visibles,  là 
où  deux  bulles  d’air  s’avoisinent.  Au  lieu  de  la  teinte  grise  ordinaire, 
on  voit  une  bande  lumineuse  nettement  limitée  en  dedans,  soient, 
en  elfet,  acet  pà(fig.  127)  deux  rayons  lumineux  différents,  ayant 
leurs  points  de  convergence  en  O,  dans  le  deuxième  cercle  de  la 
bulle  d’air  A;  après  une  double  réflexion,  il  se  continuent  par  d/’et 
eg,  SC  réfléchissent  sur  la  bulle  d’air  R,  suivant  les  directions /A  et 
gi.  Si  ac  et  bp  sont  les  rayons  périphériques  d’un  cône  lumineux 
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émergent,  fh  et  gi,  sont  les  rayons  périphériques  du  cône  incident 
correspondant.  II  en  résulte  que  tous  les  rayons  du  cône  trés-ou- 
vert  hfgi,  se  rassemblent  pour  former  un  faisceau  resserré,  acpb,  et 
éclairer  le  point  o.  Si  hf  et  ig  se  rapprochent  davantage  de  la  ver- 
ticale, ce  qui  se  produit  par  un  resserrement  du  diaphragme,  ncet 
bp  se  rapprochent,  mutuellement  ; aussi  le  cône  émergent  est  di- 
minué d’intensité,  mais  sans  être  dévié  ni  ù droite  ni  ft  gauche.  11 


Fig.  1Î7. 


en  est  autrement  si  les  bulles  d’air  s’écartent,  d[  et  eg,  s’approchent 
de  l’horizontale  ioceibp  diminuent  à gauche,  comme  si  la  bulle 
A avait  éprouvé  un  mouvement  de  rotation  autour  de  son  axe.  Le 
faisceau  lumineux  émergent  fait  donc  avec  l’axe  e du  microscope 
un  angle  variable  suivant  la  distance  des  deux  bulles  d’air. 

Si  on  considère  la  bulle  d’air  comme  un  appareil  de  réfraction, 
on  trouve  qu’elle  agit  essentiellement  comme  une  lentille  bicon- 
vexe ; la  distance  focale,  /,  en  est  donnée  par  la  formule  : f = 

^ ^ ^ ou  r=  le  rayon,  n,  l’indice  de  réfraction  du  milieu  envi- 


ronnant. Comme  la  bulle  a une  forme  sphérique,  que  les  deux  points 
principaux  coïncident  avec  le  centre,  celte  formule  donne  aussi  1a 
distance  qui  sépai'c  le  foyer  principal  du  centre  Dans  l’huile,  où 
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n=i,5;/  = r;  dans  Teau,  /“  =;? rapproximativemont;  l*aberra- 

0 

lion  des  rayons  lumineux  diminue  encore  un  peu  celte  valeur  (dans 
l’eau  elle  la  diminue  d’environ  0,2  r). 

Met-on  le  foyer  du  microscope  au  niveau  de  ce  foyer,  on  aperçoit 
l’image  d’objets  éloignés  qui  se  réfléchissent  dans  le  miroir,  ou 
qui  sont  pris  dans  le  cône  lumineux  incident.  Les  contours  sont  d’au- 
tant plus  nets  que  les  rayons  lumineux  frappant  l'objectif  font  un 
angle  plus  petit  avec  la  verticale. 

La  réfraction  inégale  des  divers  rayons  lumineux  fait  que  le  cône 
lumineux  émergent  ne  renferme  à son  centre  que  des  rayons 
rouges,  à sa  périphérie  que  des  rayons  violets. 

E.  De  l’ interpre'lation  des  aspects  de  V image  des' corps  opaques 
eramincs  sous  te  viicrosco]>e. 

614.  Les  corpuscules  opaques,  telles  que  les  granules  decharbon, 
les  poussières  métalliques,  certaines  granulations  pigmentaires,  etc., 
sont  vus  sous  le  microscope  en  raison  de  ce  qu’ils  arrêtent  com- 
plètement ou  à peu  prés  la  lumière  que  projette  sur  eux  le  miroir 
réllecleur.  A leur  niveau,  par  conséquent  la  rétine,  n’est  aucune- 
ment impressionnée,  pendant  qu’au  contraire  elle  l’estrivement  par 
la  lumière  qui  les  rase,  et  parcelle  qui  passe  librement  dans  le  reste 
du  champ  microscopique.  (Voy.  p.  264,  g 564.) 

En  même  temps  que  la  lumière  est  ainsi  arrêtée  ou  réfléchie  vers 
sa  source  par  le  corpuscule  opaque,  celle  qui  rase  les  boi'ds  présente 
des  modifications  dont  il  faut  tenir  compte  et  qui  sont  interprétées 
ainsi  qu’il  suit  par  Nâgeli  et  Schwendener  {toc.  cil.,  p.  224). 

615.  Soit  ab  (lîg.  128),  une  petite  sphère  large  de  O”"”, 020  par 
exemple,  et  le  microscope  mis  au  point  pour  son  centre,  elle  se 
montrera  comme  un  disque  noir,  entouré  d’un  anneau  clair,  ligne 
de  diffraction.  Cet  anneau  est  produit  par  les  rayons  réfléchis  sur 
les  bords  de  la  sphère,  et  par  suite  il  sera  produit  par  ces  bords 
qu’on  peut  regarder  comme  des  points  lumineux,  ün  objet  coupant 
lefaisceau  lumineux  incident  (un  crayon,  un  barreau  de  fenêtre,  etc.) 
se  montre  sous  forme  d’une  ligne  noire,  occupant  des  axes  plus  ou 
moins  étendu  sur  deux  points  opposés  de  l’anneau. 

Si  le  microscope  est  mis  au  point  pour  voir  le  bord  réfléchissant 
de  la  sphère,  il  est  évident  que  celui-ci  se  montrera  encore  comme 
un  cercle  clair,  car  tous  les  rayons  qui  concourent  à former  l’image 
proviennent  de  points  situés  dans  le  plan  de  la  mise  au  point.  Il 
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en  est  autrement,  si  on  baisse,  ou  si  on  élève  le  foyer.  Dans  ce  cas, 
les  bords  de  la  sphère  présenteront  les  mêmes  apparences  que 
lorsqu’on  approche  ou  qu’on  éloigne  une  source  lumineuse  peu 
étendue.  Mais,  dans  ce  cas  particulier,  il 
faut  remarquer  que  le  faisceau  lumineux, 
partant  de  la  source  lumineuse  ne  traverse 
que  le  bord  correspondant  de  l’objectif,  de 
telle  façon,  que  pour  un  point  b de  la 
sphère,  situé  à droite,  toute  la  moitié  gau- 
che de  l’objectif  est  inactive.  Dans  ce  cas, 
en  élevant  le  point  Z»,  on  agira  comme  en 
le  poussant  à gauche,  c’est-à-dire  que  l’axe 
du  cène  lumineux  venant  frapper  l’objectif 
sera  plus  incliné  et  celui  du  cône  réfracté 
moins  incliné  au  contraire  (fig.  129).  L’i- 
mage b'  est  porté  plus  à droite,  et  de  même 
a'  est  porté  plus  à gauche.  L’image  du  bord 
éclairé  va  en  diminuant  ; le  cercle  clair  se 
rétrécit  lorsque  l’élévation  est  suffisante 
pour  ne  plus  former  qu’un  point  brillant, 
au  milieu  dd’orabro  produite  parla  sphère. 
Il  faut  supposer  naturellement  que  la  dis- 
tance des  points  de  l’image  a'  et  b',  de  la 
lentille  oculaire,  n’est  pas  essentiellement 
modifiée,  car,  sans  cela,  on  ne  pourrait 
avoir  d’image.  Avec  la  plupart  des  objectifs, 
l’image  disparait  si  rapidement,  que,  à ce 
ilernier  degré,  un  point  clair  au  centre  ne 
peut  se  voir  que  sur  de  très-petites  sphères, 
(|ui  ne  demandent  à être  changés  de  place 
que  de  très-peu.  Il  en  est  ainsi  avec  les  forts 
systèmes  d’überhæuser  et  de  Hartnack,  avec 
le  système  7 de  Bénèche  et  de  Wasserlein, 
tandis  que  le  système  9 de  ces  opticiens 
montre  non-seulement  le  point  central,  mais  encore  un  cercle 
clair,  quand  le  microscope  est  mis  au  point  pour  un  niveau  supé- 
rieur: dans  ce  cas,  les  points  de  l’image  sont  renversés  b'  à droite, 
a'  à gauche. 

Si  le  cône  lumineux  qui  arrive  à l’objectif  a une  certaine  ouverture, 
il  faut  tenir  compte  de  l’inclinaison  de  son  axe,  et  de  cellede  chacun 
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de  ses  rayons.  Les  moins  inclinés  déterminent  une  moindre  dévia- 
tion des  points  o'  et  b',  que  ceux  plus  obliques  qui  sont  à la  péri- 
phérie. Le  cène  émergent  se  divise  donc  en  plusieurs  cônes  ayant 
chacun  son  image.  Certaines  de  ces  ima- 
ges peuvent  être  déplacées  verticalement, 
de  façon  à ne  pas  arriver  à l’œil.  En  tous 
les  cas,  quand  on  soulève  l’objet,  elles 
disparaissent,  les  unes  plus  tôt,  les  autres 
plus  tard  ; les  autres  forment  toujours 
une  série  non-interrompue,  et  dessinent 
dans  l’image  un  cercle.  Celui-ci  n’est  pas 
uniformément  éclairé,  il  présente  des  li- 
gnes alternativement  claires  et  foncées, 
ce  qui  provient  de  phénomènes  d’inter- 
férence. On  comprend  d’ailleurs  qu’il 
doive  s’en  produire,  quand  on  considère 
que  les  rayons  qui  se  croisent  dans  un 
point  de  l’image  sont  presque  parallèles, 
et  parcourent  des  chemins  inégaux,  d'au- 
tant plus  longs  qu’ils  sont  inclinés  sur 
l’axe.  Si  la  différence  • de  marche  des 
rayons  périphériques  d’un  cône  lumi- 
neux est  égale  ù un  nombre  impair  de 
demi-ondulation,  le  point  correspondant 
de  l'image  sera  foncé  ; il  sera  clair,  si 
ce  nombre  de  demi-oscillation  est  pair.  Les  distances  de  ces  lignes 
d’interférences  ne  peuvent  se  déterminer  mathématiquement  d’une 
façon  aussi  précise,  que  dans  les  cas  de  simple  réfraction;  car, 
dans  l’objectif,  la  marche  des  rayons  lumineux  se  soustrait  à tout 
calcul,  si  on  veut  tenir  compte  de  la  longueur  des  ondes. 

Si  on  met  le  microscope  au  point  pour  le  plan  où  l'image  réfléchie 
sur  le  bord  de  la  sphère  forme  un  petit  cercle  central,  cotte  image 
se  comporte  comme  l’image  virtuelle  d'une  bulle  d'air.  Les  bar- 
reaux des  fenêtres  qui  se  réfléchissent  dans  le  miroir  forment  des 
lignes  droites  ; une  petite  ascension  du  tube  amène  une  coloration 
rouge  du  centre,  et  bleue  des  bords;  son  abaissement  rend  le  centre 
bleu,  les  bords  rouges.  Ces  changements  de  coloration  sont  à consi- 
dérer,car  iisse  montrent  même  pour  des  sphères  de  2 à 3 millièmes 
de  millimètre  de  diamètre,  et  rendent  difficile  la  distinction  de  ces 
sphères  d'avec  des  cavités.  Les  unes  et  les  autres,  en  effet,  se  mon- 
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trent,  sous  une  certaine  mise  au  point,  peu  différentes  de  la  moyenne, 
tant  les  dimensions  sont  faibles  ; elles  se  montrent,  dis-je,  rouges, 
claires,  quand  on  baisse  la  mise  au  point;  foncées,  quand  on  l’éléve. 
Il  n’y  a de  différence  théorique  que  dans  le  cas  où  la  sphère  produit 
une  image  réelle  nette,  qui  se  trouve  au-dessus  de  l’image  virtuelle 
ronge  ; dans  ce  cas,  il  n’y  a pas  confusion  possible.  Mais  générale- 
ment, dans  la  plupart  des  cas  qui  sont  douteux,  même  pour  les  mi- 
crographes les  plus  expérimentés,  ce  critérium  est  insuffisant; 
chaque  cas  demande  à être  considéré  isolément,  et  l’observateur 
seul  peut  le  résoudre. 

Dans  beaucoup  de  circonstances,  on  se  trouvera  bien  de  mettre 
l’objet  sous  divers  instruments  connus;  les  différents  aspects  de 
l’image  microscopique  peuvent  en  effet  mettre  en  garde  contre  des 
conclusions  trop  précipitées. 

AKT.  II.  — DE  l'exAHEN  DES  PBéPARATIOtlS  FRAICHES 
OD  EXTEHPORAMÊES. 

016.  Dans  les  conditions  dont  il  s’agit  ici,  l’examen  des  prépara- 
tions nécessite  toutes  les  précations  dont  il'a  été  question  précédem- 
ment, mais  il  en  est  d’autres  qui  s’ajoutent  aux  premières. 

Notons  d’abord  que  les  préparations  de  cet  ordre  exigent  souvent 
qu’on  les  examine  à nu  et  à un  faible  grossissement,  avant  de  les 
recouvrir  d'une  lamelle  mince,  afln  de  bien  placer  celle-ci  sur  l’ob- 
jet mémo  qu’on  veut  étudier.  C’est  ce  qu’il  est  ordinairement  né- 
cessaire de  faire  dans  l’étude  des  ovules,  des  embryons,  des  petits 
articulés,  dans  la  recherche  des  helminthes  au  sein  d’un  mu- 
cus, etc.  Il  est  même  utile  é cet  égard  d’avoir  ù cété  l’un  de  l’autre 
deux  microscopes,  l’un  avec  un  faible  grossissement  à grande  dis- 
tance focale,  l’autre  avec  un  grossissement  cxmvenable  pour  l’exa- 
men définitif  ; on  gagne  ainsi  beaucoup  de  temps,  parce  qu’on  n’a 
pas  besoin  de  remplacer  incessamment  un  objectif  par  un  autre. 

Malgré  que  l’absence  de  couvre-objet  fasse  que  la  préparation  est 
irrégulière,  à surface  mamelonnée  et  que  le  contour  des  corpuscu- 
les ne  soit  pas  net,  on  peut  néanmoins  déjà  déterminer,  si  l’on 
a trouvé  celui  que  l’on  cherche.  Cet  examen  préalable  à l’aide 
d’un  faible  grossissement  est  souvent  nécessaire  aussi  sur  une  pré- 
paration achevée  pour  prendre  une  idée  de  l’ensemble  de  celle-ci, 
ou  pour  placer  [rapidement  dans  l’axe  optique  de  l’instrument 
quelque  partie  d’un  objet  que  l’on  veut  spécialement  observer  à 
l’aide  d’un  fort  grossissement  et  que  l’on  arriverait  que  lentement 
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à trouver  si  la  place  u'en  était  déterminée  d'abord  de  la  sorte. 

Cl  7.  La  préparation  une  fois  recouverte  d’une  des  petites  lamel- 
les, préalablement  bien  essuyée,  choisie  assez  mince  pour  permet- 
tre l’emploi  du  plus  fort  objectif  dont  on  pense  avoir  besoin,  il  faut 
avoir  soin  de  ne  pas  presser  sur  elle  ; car  alors  on  dérange  la  pré- 
paration ; les  globules  et  les  libres  paraissent  quelquefois  comme 
écrasés,  devenus  cohérents,  et  leurs  bords  ne  se  voient  plus  nette- 
ment. 

La  pression  n’a  pourtant  pas  toujours  ces  inconvénients  ; ainsi,  lors- 
que quelque  fragment  de  tissu  dilacéré  maintient  la  petite  plaque  trop 
soulevée,  on  peut  presser  sur  elle.  11  n’y  a alors  de  déprimés  que  les 
plus  gros  fragments,  qui,  par  leur  épaisseur,  protègent  les  éléments 
plus  petits  ; ils  peuvent  même  encore  être  examinés  sur  leurs  bords, 
qui,  étant  plus  minces,  ont  été  ménagés  et  présentent  ordinairement 
des  fibres,  etc.,  flottantes  et  isolées  par  la  dilacération.  Lorsqu’on 
a employé  trop  d’eau  pour  la  préparation  et  que  dans  les  mouve- 
ments de  glissement  imprimés  au  porte-objet  elle  vient  toucher 
l’objectif  et  empêcher  de  voir  nettement  on  enlève  le  corps  du  mi- 
croscope et  on  essuie  avec  soin  la  lentille  inférieure  de  l'objectif. 

La  préparation  ainsi  disposée,  si  l'objectif  est  à peu  prés  au 
point  où  il  doit  être  pour  que  l’objet  préparé  se  trouve  A son 
foyer,  on  glisse  le  verre  porte-objet  sur  la  platine  de  manière  que 
le  centre  de  la  lamelle  carrée  qui  recouvre  le  tout  soit  au-des.sous 
de  l’objectif.  Si  ce  dernier  n’est  pas  au  point,  on  place  d'abord  la 
préparation  comme  il  vient  d’être  dit,  et  l’on  fait  glisser  le  corps 
du  microscope  dans  l’anneau  de  la  branche  horizontale  du  pied 
jusqu’à  ce  que  l’on  aperçoive  vaguement  les  objets  préparés:  on 
achève  ensuite  de  les  placer  au  foyer  à l'aide  de  la  vis  micrométri- 
que. 11  faut  avoir  soin,  dans  ces  mouvements,  de  ne  pas  aller  trop 
brusquement,  jusqu’à  presser  sur  la  préparation,  parce  qu'on  l'al- 
tère ou  on  brise  la  lamelle  de  verre.  Cet  accident  arrive  de  temps  à 
autre  dans  les  commencements  ; mais  on  parvient  bientôt  à domier 
assez  de  précision  à ces  mouvements  pour  ne  se  servir  de  la  vis 
micrométrique  que  lors  de  l'emploi  des  forts  grossissements. 

On  étudie  ainsi  les  éléments  anatomiques  considérés  isolément 
sous  le  point  de  vue  de  la  forme,  du  volume  absolu  et  compa- 
ratif, de  la  régularité  au  de  l'irrégularité  de  leurs  bords,  du  con- 
tenu, etc.  Dans  les  premiers  moments,  il  s’ét.lhlit  des  courants  de 
liquide  en  divers  sens,  soit  à cause  de  l’évaporation  qui  a lieu  sur 
les  bords  et  dès  lors  le  liquide  du  centre  tend  à y affluer,  soit  parce 
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((u'ilsc  trouve  plus  de  liquide  d'un  côté  de  la  plaque  que  de  l'autre, 
et  les  courants  durent  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  soit  établi.  On  uti- 
lise ces  mouvements  en  étudiant  l'épaisseur  des  cellules  et  des  fi- 
bres qui  roulent  sur  elles-mêmes  entraînées  par  le  courant,  et  vien- 
nent montrer  à l'observateur  successivement  leurs  bords  et  leurs 
faces. 

Ce  mode  d'observation  est  un  des  meilleurs  moyens  pour  arriver 
à se  faire  une  idée  nette  des  objets  étudiés  au  microscope.  Beau- 
coup de  détails  ne  peuvent  être  bien  vus  qu’après  la  cessation  des 
courants.  Si,  après  avoir  observé,  on  a besoin  d'en  déterminer  de 
nouveaux  dans  le  but  qui  vient  d'être  signalé,  ou  pour  écarter  des 
corpuscules  en  contact  ou  superposés,  on  presse  légèrement  sur  un 
des  cétés  de  la  lamelle  qui  couvre  la  préparation,  ou  bien  on  dé- 
pose une  goutte  d'eau  sur  ses  bords,  et  elle  pénétre  par  capillarité 
en  déterminant  des  courants. 

618.  Après  avoir  étudié  sous  tous  les  rapports  les  éléments  ana- 
tomiques des  fibres-cellules,  etc.,  ceux  qui  sonlcaracléristiques  du 
tissu  et  ceux  qui  ne  sont  qu'acccssoircs,  il  faut  porter  son  attention 
sur  les  bulles  d'air,  sur  les  granulations  moléculaires  graisseuses  ou 
autres  qui  flottent  dans  le  liquide  ; il  faut  comparer  ces  dernières 
à celles  qui  peuvent  être  contenues  dans  les  cellules  ou  les  fibres, 
étudier  leur  mouvement  brownien,  comparer  celles  qui  en  sont 
douées  et  sont  libres  à celles  qui  sont  immobiles  par  suite  de  leur 
inclusion  dans  une  substance  demi-solide.  Il  faut  ensuite  chercher 
à étudier  sur  les  fragments  incomplètement  dilacérés  l'arrangement 
des  éléments  les  uns  par  rapport  aux  autres,  afin  de  chercher  à se 
faire  une  idée  nette  de  la  texture  des  tissus. 

Knfin,  beaucoup  de  détails  des  éléments  anatomiques  relatifs  à 
leurs  contours,  à leurs  granulations,  etc.,  certains  éléments  même, 
comme  les  petits  corpuscules  du  liquide  de  la  thyréoïde,  des  gan- 
glions lymphatiques,  et  d'autres  encore,  qui  n'élaient  pasbienvisi- 
bles  d'abord,  deviennent  de  plus  en  plus  nets  au  furet  à mesure 
qu'on  étudie  plus  longtemps,  que  Font  s’adapte  mieux  à la  vision 
de  ci;s  petites  images,  que.  la  rétine  cessant  d'étre  trop  vivement 
impressionnée  par  la  lumière  du  dehors  peut  l'être  par  ces  der- 
nières, etc. 

Parmi  les  objets  de  la  préparation  qui  peuvent  être  des  corps 
étrangers  à ceux  qu'on  veut  examiner,  il  faut,  indépendamment  des 
bulles  d'air, des  gouttes  d'huile,  en  signaler  d’autres  encore  qu'il  faut 
avoir  étudiés  avant  de  faire  des  recherches,  afin  de  les  reconnaiti’e 
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aisément  et  d'en  faire  abstraction  dés  qu'on  les  rencontre  ; tels  sont 
les  grains  de  fécule,  les  filaments  de  chanvre  et  de  coton,  les  gra- 
nules de  charbon  et  autres  des  particules  qu'on  trouve  dans  toutes 
les  poussières.  11  en  sera  question  plus  loin.  De  plus,  pendant  la 
mise  au  point,  la  vue  de  ces  corpuscules  sur  le  couvre-objet  ap- 
prend à reconnaître  qu'on  n'est  encore  arrivé  qu'é  sa  face  su- 
périeure, et  qu'il  faut  abaisser  l'objectif  de  toute  l'épaisseur  de 
cette  lamelle  avant  de  rencontrer  la  matière  préparée. 

Il  faut  savoir  aussi  que,  quelques  minces  que  soient  ces  corpus- 
cules, et  la  couche  de  liquide  interposée  aux  deux  lames  de  la 
préparation,  ceux  d'entre  les  premiers  qui  sont  plus  denses  que  le 
fluide  tombent  sur  le  porte-objet,  tandis  que  les  autres  viennent  se 
rassembler  contre  le  couvre-objet.  C’est  ici,  par  exemple,  qu'en 
tournant  la  vis  micrométrique  il  faut  venir  chercher  les  granules 
de  noir  de  fumée  dans  lus  préparations  qui  en  renferment,  tandis 
que,  dans  celles  qui  contiennent  des  granules  siliceux,  calcaires, 
métalliques, etc.,  il  faut  abaisser  l’objectif  jusqu’à  ce  qu'on  descende 
son  foyer  sur  la  face  supérieure  du  portc-objel. 

AIlT.  ni  — SUR  l’emploi  des  CROSStSSEMEATS  FORTS  OU  FAIBLES  DANS 
l’examen  des  préparatio.vs. 

619.  Il  est  très-souvent  nécessaire  d’examiner  le  meme  objet  suc- 
cessivement avec  des  grossissements  divers,  depuis  les  plus  faibles 
jusqu’aux  plus  puissants.  Les  objectifs  grossissant  do[)uis  ‘JO  jusqu’à 
60  ou  100  diamètres  sont  très-utiles  pour  examiner  ronsemble  d'un 
tissu  morbide,  d'une  préparation  des  glandes  en  grappes,  ou  vascu- 
laires, etc.  C’est  avec  eux  qu’on  doit  étudier  tout  ce  qui  tient  à la 
vascularité  des  tissus,  soit  ordinairement  par  transparence  el  quel- 
quefois par  la  lumière  réfléchie,  tant  chez  les  embryons  ipie  sur  des 
tissus  normaux  ou  pathologiques.  (Voy.  p.  6 el  siiiv.)  C’est  par  ces 
grossissements  qu'il  faut  commencer  à observer  les  animaux  de 
petit  volume,  quels  qu'ils  soient,  pour  ensuile  les  porter  sous  un 
microscope  voisin  muni  d’un  objectif  plus  fort,  ou  remplacer  le 
premier  par  celui-ci. 

Les  pouvoirs  amplifiants  de  100  à 300  diamètres  servent  àétudier 
les  os,  les  dents,  les  poils,  les  bulbes  pileux,  les  culs-de-sac  glan- 
dulaires, mais  seulement  en  ce  qui  concerne  leur  groupement  dans 
chaque  aciniu  ; l'examen  de  leurs  épithéliums  demande  l’emploi  de 
plus  forts  objectils.  Ils  servent  aussi  à l’étude  de  certaines  particu- 
larités des  muscles,  surtout  chez  les  poissons  et  les  reptiles  qui 
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ont  des  muscles  à faisceaux  primitifs  très-larges,  celle  de  la  termi- 
naison des  nerfs  dans  les  muscles  et  des  cellules  ganglionnaires. 

Ce  sont  ces  grossissements  qui  sont  le  plus  souvent  utiles  dans 
l'étude  des  tissus  végétaux,  soit  pour  les  trachées,  vaisseaux  ponc- 
tués, etc.,  pour  les  grains  de  pollen,  pour  les  cellules  épidermiques, 
et  ligneuses.  Les  cellules  du  sarcocarpe  des  fruits  étant  en  général 
très-grandes,  les  grossissements  de  150  à 200  sont  souvent  assez 
forts.  Plusieurs  espèces  de  grains  d’amidon  et  ceux  de  la  chloro- 
phylle exigent  l’emploi  d’objectifs  allant  au  delà  de  300  diamètres  ; 
beaucoup  même  exigent  les  grossissements  réels  de  300  à 600  ; il 
en  est  encore  ainsi  pour  les  spermatozoïdes  des  algues  ou  des 
mousses,  les  zoospores,  etc. 

* 620.  Revolver  porte-objectif. — Les  changements  d’objectifs  dans 

les  observations  rapidement  exécutées  sont  assez  difficiles.  On  a 
cherché  à diminuer  le  temps  perdu  qui  en  résulte  par  plusieurs  pro- 
cédés. M.  Gerbe  emploie  plusieurs  corps  ou  tubes  de  microsco|)cs 
armés  de  leurs  objectifs,  et  tous  disposés  à être  introduits  dons  le 
microscope.  On  trouve  des  microscopes  du  siècle  dernier  dans 
lesquels  une  plaque  tournante  apporte  successivement  les  lentilles 

qui  lui  sont  fixées  sous  le  tube  muni 
de  son  oculaire.  La  pièce  addition- 
nelle appelée  revolver  convient  en- 
core mieux;  elle  a été  appliquée  d’une 
façon  régulière  par  Brookes,de  Lon- 
dres, et  son  emploi  a été  depuis  gé- 
néralisé. Le  système  anglais,  consis- 
tant à visser  les  objectifs  sur  des  bras 
pivotant  sur  un  autre  fixé  au  corps 
du  microscope,  avait  un  inconvé- 
nient. Les  objectifs  se  trouvaient 
ainsi  très-rapprochés  de  la  platine,  et  gênaient  les  opérations.  Dans 
le  système  modifié  par  Nachet  (fig.  130),  le  centre  de  rotation  est 
placé  obliquement,  de  façon  que  l'objectif  qui  ne  fonctionne  pas 
se  trouve  relevé  obliquement  et  ne  redevient  vertical  qu’au  mo- 
ment où  il  va  s’ajuster  dans  l'axe  du  microscope;  de  cette  façon, 
l’objectif  de  rechange  ne  gène  en  rien  les  manipulations  de  la 
platine  ; de  plus  la  position  inclinée  du  pas  de  Vis  permet  de  visser 
aisément  un  auti-e  objectif.  Cet  appareil,  réellement  utile  dans 
beaucoup  de  recherches  est  trés-apprécié  par  Carpenter  et  par 
d’autres  savants. 


Revolver  porteHibjeclit,  de  Nachet. 
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621.  Quand  on  se  borne  à l'emploi  des  faibles  grossissements,  il 
n'esl  pas  toujours  nécessaire  de  recouvrir  la  préparation  d’une  lamelle 
de  verre;  il  est  même  utile,  dans  certaines  circonstances,  dont  l’ob- 
servateur doit  rester  juge,  parce  qu’elles  sont  trop  variables,  d’exa- 
miner d’abord  avant  d’employer  ces  lamelles.  Beaucoup  de  détails 
des  cellules  ganglionnaires  chez  les  poissons,  des  ovules  de  beau- 
coup d’animaux,  ne  peuvent  être  bien  vus  qu’eu  laissant  la  prépara- 
tion découverte,  lors  même  qu’il  faut  se  servir  d’un  objectif  ayant 
seulement  un  demi-milliiiiélre  de  longueur  focale,  c’est-à-dire  gros- 
sissant deux  cents  fois  environ.  Mais  pendant  l’Iiiver,  jusqu’à  ce 
qu’il  y ail  équilibre  de  température  entre  l’eau  de  la  prépara- 
tion et  l’objectif,  la  vapeur  d’eau  vient  se  condenser  à la  surface  de 
celui-ci,  et  rendre  le  champ  obscur  et  diffus.  11  est  nécessaire  alors 
de  chauffer  un  peu  l’objectif,  ou  de  le  soulever  pour  l’essuyer,  ou 
attendre  que  l’eau  soit  évaporée  de  sa  surface.  11  faut,  par  conséquent, 
dés  qu’on  le  peut  sans  nuire  à l’observation,  employer  ces  lamelles. 

A part  les  cas  principaux  que  nous  venons  de  noter,  ce  sont 
les  grossissements  de  400  à 600  diamètres  qu’il  faut  habituellement 
employer  en  anatomie  générale.  Les  libres  primitives  des  muscles, 
du  tissu  lamineux,  les  cellules  et  les  tubes  nerveux  du  cerveau, 
les  noyaux  et  les  cellules  de  beaucoup  d’épithéliums  normaux  ou 
modifiés  pathologiquement,  les  cellules  de  la  moelle  desos,  les  glo- 
bules blancs  et  rouges  du  sang,  les  éléments  libro-plastiques,  les 
noyaux  cmbryoplastiques  normaux  ou  modifiés  pathologiquement, 
comme  dans  le  tubercule,  etc.,  ne  peuvent  être  étudiés  que  d’une 
manière  très-incomplète  avec  de  plus  faibles  jeux  de  lentilles. 

11  en  est  encore  ainsi  pour  tout  ce  qui  touche  à l’étude  des  mou- 
vemenls  browniens,  des  mouvements  sarcodiques  ou  aniibifornies 
sur  les  éléments  qui  en  sont  doués,  et  encore  pour  l’observation  des 
spermatozoïdes  et  de  leur  développement,  pour  celle  des  infusoires, 
de  beaucoup  de  particularités  de  structure  des  cellules  végétales, 
sur  les  cryptogames  surtout,  etc.... 

622.  11  est  difticile  de  se  rendre  compte  des  motifs  qui  peuvent 
encore  faire  persister  les  préventions  qui  régnent  à l’égard  de 
l’emploi  des  forts  grossissements.  Pourtant  s'il  n’était  amplement 
reconnu  que  les  prétendues  erreurs  causées  par  le  microscope  n’exis- 
tent que  dans  l’esprit  de  ses  détracteurs,  ce  n’est  pas  un  chapitre 
sur  les  erreurs  dues  à l’emploi  des  forts  grossissements  qu'il  fau- 
drait faire,  mais  bien  sur  celles  qui  sont  dues  aux  descriptions  in- 
complètes faites  à l’aide  d’objectifs  faibles. 
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On  peut  dire  sans  exagération,  sous  ce  rapport,  que  le  quart  des 
descriptions  anatomo-pathologiques  publiées  depuis  dix  à quinze 
ans  est  à refaire,  en  raison  d’imperfections  notoires  de  ce  genre  et 
dos  interprétations  inexactes  qu’elles  ont  amenées. 

Il  est  bien  vrai,  dans  de  certaines  limites  toutefois,  que  ce  qu'on 
ne  voit  pas  avec  un  objectif  grossissant  deux  ou  trois  cents  fois,  on 
ne  le  voit  pas  avec  de  plus  forts.  Mais  il  est  incontestable  aussi,  que 
plus  nous  pouvons  rapprocher  un  objet  du  volume  de  ceux  que 
nous  avons  journellement  sous  les  yeux,  plus  nous  en  rendons 
l’étude  facile  et  surtout  précise.  Aussi,  avec  les  faibles  grossisse- 
ments, une  multitude  de  détails  relatifs  aux  noyaux,  aux  nucléoles, 
aux  granulations  moléculaires,  à la  netteté  ou  à l’irrégularité  dos 
contours,  etc.,  au  mode  do  génération  et  de  juxtaposition  des  élé- 
ments dans  les  tissus,  échappent  i\  l’observateur,  même  lorequ’il 
s’agit  d’éléments  déjà  volumineux,  comme  les  cellules  épithé- 
liales, etc.  ; et  pourtant  chacun  de  ces  détails  tend  à donner  à cha- 
que fibre,  cellule  ou  noyau  et  à chaque  tissu,  un  cachet  spécial  qui 
le  fait  distinguer  des  autres  et  le  caractérise. 

Avec  les  faibles  grossissements,  tous  les  éléments  se  ressemblent, 
et  paraissent  tous  être  de  même  espèce.  Les  éléments  et  les  détritus 
qui  accompagnent  certaines  préparations,  noyaux  isolés,  cellules 
épithéliales  déformées,  tout  tend  à prendre  le  même  aspect,  tout  se 
confond  sous  forme  de  granulations  de  divers  volumes.  Mais  avec 
les  pouvoirs  amplifiants  considérables,  ou  voit  apparaître  successi- 
vement les  différences  de  forme,  de  volume,  des  différences  te- 
nant à l'absence  ou  à la  présence  du  noyau, à celle  des  granulations 
moléculaires  contenues,  nu  volume  et  à la  teinte  claire  ou  foncée 
de  ces  parties,  au  mode  d’arrangement  réciproque  de  celles-ci,  etc.; 
ce  sont  là  autant  de  caractères  difficiles  à faire  saisir  au  leefeur, 
mais  que  l’observateur  prend  bien  vite  en  considération. 

Ia)in  d’être  étonné  de  voir  certains  pathologistes  et  micrographes 
dire  (ju’il  n’y  a pas  de  différences  caractéristiques  entre  les  cellules 
de  la  moelle  des  os,  par  exemple,  et  les  noyaux  du  tissu  lamineux, 
les  leucocytes,  les  épithéliums  nucléaires  des  glandes  lymphati- 
ques, de  la  rate,  etc.,  ce  fait  ne  doit  être  considéré  que  comme  une 
suite  toute  naturelle  des  notions  incomplètes  qui  leur  sont  fournies 
par  des  objectifs  trop  faibles  et  par  la  négligence  qu’ils  mettent 
dans  l’étud(!  des  différences  (]ue  ces  éléments  offrent  au  contact 
des  réactifs  chimiques. 

Il  faut  y joindre  bien  certainement  aussi,  comme  causes,  des  no- 
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lions  incomplètes  sur  les  limites  entre  lesquelles  peuvent  varier 
CCS  divers  éléments  anatomiques  et  autres,  au.v  diverses  phases  de 
leur  évolution  normale  et  morbide,  sans  perdre  pourtant  leurs  ca- 
ractères spécifiques. 

Cette  prévention , que  se  plaisent  à répandre  quelques  opti- 
ciens et  que  répètent  à l’envi  certains  observateurs  à l'exemple  des 
personnes  qui  n’ont  jamais  employé  le  microscope,  est  pourtant  la 
cause  de  nombreuses  erreurs  qui  régnent  encore.  Parmi  les  micro- 
graphes et  les  pathologistes  qui  repoussent  l’emploi  des  forts  gros- 
sissements, on  pourra  en  reconnailre  beaucoup  qui  ne  les  ont  jamais 
on  presque  jamais  employés,  jtar  la  seule  raison  qu’ils  demandent 
l’usage  de  lamelles  très-minces,  faciles  à rompre,  et  qu’ils  sont 
plus  difficiles  à manier  à cause  de  la  brièveté  de  leur  distance  fo- 
cale. Mais  ce  sont  là  de  faibles  inconvénients  ; et  il  ne  faut  pas  long- 
temps pour  s’habituer  aux  mouvements  peu  étendus  et  précis 
qu’exige  l’emploi  de  ces  instruments. 

L’objection  sur  laquelle  ils  s'appuient  le  plus  est  relative  à la 
perte  de  lumière  et  an  moins  de  netteté  des  contours  qu'on  attribue 
aux  forts  objectifs.  11  est  certain  que,  lorsqu’on  s’est  habitué  à 
l’éclat  de  la  lumière  des  faibles  jeux  de  lentille,  et  qu’on  porte 
brusquement  les  yeux  sur  un  jeu  plus  fort,  on  trouvera  sous  ce 
rapport  une  grande  différence.  Mais  ce  n’est  pas  à un  examen 
aussi  superficiel  et  à cette  première  impression  qu’il  faut  s’arrêter; 
car,  peu  à peu,  l’mil  s’habitue  à leur  lumière  moins  éblouissante, 
les  contours  deviennent  plus  nets,  et  surtout  l’on  finit  par  recon- 
naître que  cette  teinte  plus  faible  donne  aux  jeux  de  lentilles  plus 
de  pénétration  que  la  lumière  trop  vive. 

Aussi,  dans  l’emploi  des  jeux  faibles,  lorsqu’on  observe  des  corps 
très-transparents,  on  ne  doit  employer  (|u’une lumière Irés-inodérée, 
parce  que  autrement  on  ne  voit  (pi’une  surface  (cellede  l’objet)  dans 
un  champ  vivement  éclairé,  sans  distinguer  aussi  bien  ses  détails 
intérieurs.  Il  y a,  du  reste,  à cet  égard,  à tenir  compte  de  quelques 
variétés  individuelles,  suivant  la  sensibilité  des  yeux  de  chacun,  et 
suivant  aussi  lu  disposition  dans  laquelle  ou  se  trouve  au  moment 
de  l’observation. 

025.  Ainsi,  loin  de  repousser  l’emploi  des  objectifs  puissants, 
ce  sont  eux  qui  facilitent  le  plus  l'étude  de  l'anatomie  générale,  en 
conduisant  très-vile  à pouvoir  distinguer  les  éléments  anatomiques 
les  uns  des  autres,  par  la  facilité  avec  lai|uelle  ils  montrent  cha- 
cun do  leurs  détails,  chacun  de  leurs  caractères  spécifiques  et 
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Ifiiirs  variétés.  Le  nombre  des  tissus  dont  les  coupes  ont  besoin 
d'étre  vues  à un  fort  ^'rossisscincnl  pour  juger  de  certaines  disposi- 
tions tant  normales  qu'accidentelles  est  considérable  aussi.  Il  n’est 
pas  jusque  dans  les  descriptions  des  articulés,  des  annélides  de  pc- 
tit’volume,  dans  celle  des  embryons  de  beaucoup  d’invertébrés  que 
l’on  ne  voie  la  substitution  d’un  objectif  puissant  a un  autre  plus 
faible  permettre  de  résoudre  nettement  la  question  de  savoir  si  telle 
ou  telle  disposition  existe  ou  non,  et  ainsi  des  autres. 

Aussi,  depuis  longtemps,  en  voyant  combien  peu  étaient  fondées 
les  objections  faites  aux  puissants  objectifs  et  le  peu  de  difficulté 
qu'ont  éprouvé  à s’en  servir  habituellement  les  personnes,  en 
grand  nombre,  auxquelles  j’en  ai  conseillé  l’emploi  dés  le  commen- 
cement de  leurs  études,  j’ai  été  porté  à penser  que  beaucoup  de  ces 
objections  ont  été  faites  sans  essai  préalable,  ou  du  moins  sans  essais 
assez  longs  pour  mériter  le  nom  d’expériences.  Depuis  longtemps 
aussi,  dans  beaucoup  de  cas,  je  commence  les  observations  à l’aide 
des  jeux  qui  sont  les  mêmes  que  ceux  avec  lesquels  beaucoup  d’au- 
teurs terminent  les  leurs,  et  je  dessine  les  objets  à l’aide  d’objectifs 
plus  loris  probablement  que  ceux  qu’ils  ont  jamais  employés. 

Il  faut  remarquer  que,  dans  tout  ce  qui  précédé,  j'ai  donné  les 
grossissements  réels,  pris  d’après  la  méthode  indiquée  plus  haut. 

Ils  sont,  par  conséquent,  de  '200  à ôOO  fuis  au  moins  plus  faibles 
que  ceux  que  donnent  la  plupart  des  opticiens.  (Voy.  p.131  et  212.) 

Il  semble  naturel  que,  lorsqu’il  s’agit  d’étudier  des  corps 
plus  petits  que  ceux  que  nous  pouvons  voir  à l'œil  nu,  la  première 
chose  à faire  soit  de  se  placer  dans  des  conditions  physiques  telles 
que  ce  corps  et  les  particularités  de  structure  qu’il  présente  de- 
viennent faciles  à voir  et  à comparer  à celle  des  corps  analogues. 
Il  semble  tout  simple  que  la  première  chose  à faire  soit  de  rappro- 
cher ce  corps  autant  que  possible  du  volume  que  présentent  la 
plupart  de  ceux  que  nous  avons  communément  sous  les  yeux,  et 
cela  en  employant  un  instrument  dont  le  pouvoir  amplifiant  soit 
en  rapport  avec  le  volume  de  l’objet  étudié;  en  prenant  une 
loupe,  lorsqu’il  s’agit  seulement  d’examiner  la  surface  d’un  objet 
déjà  visible  à l’œil  nu  ; en  usant  d'un  microscope  pour  faire 
voir  l’objet  s’il  est  invisible,  et  eu  choisissant  un  objectif  assez 
puissant,  non-seulement  pour  déceler  la  présence  de  l'objet,  mais 
encore  assez  pour  en  grossir  les  détails  de  structure. 

Itien,  pourtant,  de  plus  rare  que  de  voir  ces  conditions  remplies. 
Il  ne  s’élève  pas  une  discussion  dans  une  société  savante  ou  ailleurs 
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dans  laquollp , apr^s  avoir  rntcndii  traiter  longuement  de  la 
distinction  de  corps  qui  ont  quelque  analogie  entre  eux,  et  sou- 
tenir de  la  iTiaiiière  la  plus  assurée  l'impossibilité  de  leur  dilfé- 
renciation,  l’on  ii'entende  bientôt  dire  que  les  objets  ont  été  vus 
à 200  diamètres,  par  exemple,  lorsqu’ils  eu  exigent  de  500  A 
600  avant  d’ôtre  dans  les  conditions  convenables  pour  qu’on  puisse 
en  étuilier  réellement  les  caractères  distinctifs.  Ei\tre  apercevoir 
une  espèce  de  corps  et  voir  celui-ci  de  manière  A ce  que  les  carac- 
tères qui  le  distinguent  d’un  autre  soient  nettement  saisissables, 
il  y a une  très-grande  distance;  entre  voir  un  objet,  une  cellule 
et  son  noyau,  et  conuaitre  ces  détails  distinctifs  qui  ne  s’appren- 
nent, naturellement,  que  par  une  comparai.son  avec  les  objets  ana- 
logues, mais  non  identiques,  quoi  qu’on  dise,  il  y a la  nécessité  de 
remplir  ces  conditions,  qui  sont  relatives  A l’emploi  de  tel  ou  tel. 
grossissement,  et  de  remplir  les  conditions  plus  longues,  plus  pé- 
nibles, se  rapportant  aux  comparaisons  anatomiques  répétées  pour 
lesquelles  nulle  supériorité  intellectuelle  ne  peut  jamais  prévaloir 
sur  l'expérience.  Ce  n’est  pas  du  premier  jour,  en  effet,  qu'on  arrive 
A pouvoir  saisir  la  valeur  des  détails  de  structure  de  chaque  élément 
ou  de  chaque  animal,  ni  surtout  ce  cachet  que  présente  l’ensem- 
ble de  la  préparation  que  l’on  doit  avoir  parcourue  successivement 
dans  toutes  ses  parties. 

ART.  IV.  — DU  MA.MKMEXT  DF.S  RÉACTIFS  CIIIHIQUKS  DANS  l’fXAHEK 
DE  CHAQUE  PRÉFARATIOX  E.X  PARTICULIER. 

62i.  Nulle  observation  ne  peut  être  considérée  (;omme  complète, 
tant  ipi’on  n’a  pas  observé  l'action  des  réactifs  chimi<iues  sur  les 
corps  qui  font  le  sujet  de  la  recherche  entreprise.  Il  faut,  par  con- 
séquent, en  avoir  un  certain  nombre  sur  la  table  de  travail,  conte- 
nus dans  de  petits  flacons  bouchés  A l’émeri  et  A bouchon  prolongé 
en  lige  plongeant  au  sein  du  liipiidede  manière  A ce  qu’une  goutte 
restant  au  bout  de  celle-ci  qiiaiid  on  l’enlève,  puisse  être  portée  où 
jl  eu  est  besoin. 

Ceux  qu'il  faut  considérer  comme  indispensables  A avoir  dans 
une  étagère  ou  une  boite  A réactifs,  sont  : 1“  la  potasse,  2“  la 
soude,  3"  l'ammoniaque,  4°  les  acides  sulfurique,  5’’  nitrique, 
6“  chlorhydrique  et  7"  acétique;  8“  l’éther;  9“  le  chloroforme; 
10“  l’alcool  ; 1 1"  l’essence  de  térébenthine  ; 12“  les  solutions  aqueu- 
ses, 13“  et  alcoolique  d’iode  ; 14“  la  teinture  de  carmin;  15“  la 
glycérine;  16“  une  solution  très-faible  d’acide  chromique  ou  de 
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chromate  do  polassn.  L’insolubilité  ou  la  solubilité  dans  tel  réactif 
indiquent  une  différence  de  composilion  ebimique  dans  les  fibres 
ou  les  cellules,  qu’il  est  toujours  très-important  de  constater. 

62r>.  Quand  le  bouchon  n'est  pas  disposé  en  tige  plongeante  le 
liquide  doit  être  pris  à l’aide  d’une  baguette  de  verre  qu’on  intro- 
duit à chaque  fois  dans  lellaconqui  le  renferme  ; on  dépose  ensuite 
la  goutte  qui  reste  suspendue  à son  extrémité  au  bord  de  la  plaque 
qui  recouvre  la  préparation,  et  on  laisse  pénétrer  le  réactif  par 
capillarité.  Quand  ou  n’a  pas  à ménager  la  disposition  de  la  prépa- 
ration, on  peut  faciliter  sa  pénétration,  en  soulevant  un  peu  le  bord 
de  la  plaque.  Il  faut  avoir  soin  que  le  liquide  ne  vienne  pas  toucher 
l’objectif  et  surtout  pénétrer  entre  les  tours  de  vis  de  ses  différentes 
pièces,  principalement  quand  on  emploie  des  acides.  Dés  que  l’ob- 
jectif est  mouillé,  il  faut  l'essuyer  avec  un  linge  fin,  .sec  ouliumecté 
soit  d’alcool,  soit  d'ammoniaque. 

626.  L’action  des  réactifs  chimiques  est  toujours  très-lente  sous 
le  microscope,  parce  que  chaque  élément  s’imbibant  à son  tour  de 
tout  ce  qu’il  peut  prendre  de  la  goutte  de  liquide  qui  s’introduit 
petit  à petit  par  capillarité,  il  faut  longtemps  pour  que  chacun  ail 
pu  se  dissoudre.  La  lenteur  de  cette  action  permet  d’en  suivre  les 
différentes  phases  qui  différent  ordinairement  pour  chaque  espèce 
d’éléments  anatomiques.  Il  faut,  par  conséquent,  avoir  soin  de  l’ob- 
server pendant  plusieurs  minutes,  et  d’examiner  de  nouveau  la  pré- 
paration après  une  demi-heure  d’action  du  réactif,  plus  ou  moins, 
suivant  chaque  cas.  Il  est  important  quelquefois  d’étudier  l'action 
successive  de  plusieurs  agents,  comme,  par  exemple,  pour  les  glo- 
bules blancs  du  sang,  celle  de  l’eau  en  premier  lieu,  puis  de  l’acide 
acétique,  ou  d'autres  agents  encore.  Après  queli|ucs  essais,  on  finit 
par  reconnaître  quels  sont  les  réactifs  les  plus  importants  é em- 
ployer avec  tels  ou  tels  tissus,  c'est-à-dire  ceux  qui  peuvent  ser- 
vir A établir'  entre  ceux-là  et  d’autres  une  distinction  facile. 

Il  est  un  certain  nombre  de  circonstances  que  l’expérience  con- 
duit A déterminer  dans  lesquelles  les  corps  sur  lesquels  on  veut 
agir  étant  placés  sur  le  porte-objet,  il  est  bon  de  mettre  directe- 
ment sur  eux  le  réactif  avant  la  lamelle  mince  qu’on  superpose  en- 
suite quand  on  le  juge  convenable.  C’est  surtout  quand  un  use 
d'agents  chimiques  difficilement  miscibles  A l'eau  ou  A d’autres 
fluides  employés  dans  les  préparations  qu’il  faut  opérer  ainsi. 
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ART.  V.  DE  l'eXAHEN  DES  PRÊPARATIORS  A l’aIDE  DE  LA  LDMIÈRE 

RÉFLÉCHIE  ET  DE  l’ÉTIIDE  DES  OMETS  OPAQUES. 

fi27.  Pour  examiner  des  objets  à l’aide  de  la  lumière  rêflècliie, 
on  est  ordinairement  obligé  d’employer  de  faibles  grossissements. 
On  y est  obligé  en  premier  lien  en  raison  de  la  perte  de  lumière 
due  à ce 'que  la  surface  des  objets  en  réllécbit  d’autant  moins 
qu’ils  sont  d’une  coloration  plus  foncée.  Il  faut  jiar  conséquent  ne 
se  servir  que  des  objetifs  qui  en  absorbent  peu. 

En  outre,  le  pourtour  des  lentilles  à pouvoir  amplifiant  considé- 
rable ayant  une  distance  focale  très-courte,  arrête  la  lumière  qu’on 
doit  projeter  sur  l’objet,  et  à laquelle  il  faut  nécessairement  mé- 
nager l’accès.  Enfin,  lorsque  des  organes  doivent  être  disséqués 
sous  le  microscope,  tant  à l’aide  de  la  lumière  réfléchie  qu’à  l’aide 
de  la  lumière  transmise,  il  faut  que  cette  distance  soit  assez  grande 
pour  que  les  instruments  puissent  être  aisément  maniés  entre  l’ob- 
jectif et  l'objet. 

028.  Il  est  quelques  préparations  toutes  faites  et  quelques  tissus 
dont  la  couleur  est  telle,  que  la  lumière  directe  des  nuages  ou 
d’une  lampe  est  suffisante  pour  qu’ils  puissent  être  étudiés  inuné- 
diatemeut,  surfont  si  on  se  sert  des  plus  faibles  objectifs.  Mais,  en 
général,  il  faut  se  servir  de  la  lumière  du  soleil,  pourvu  que  la 
nature  des  animaux  étudiés  le  permette,  quand  ils  sont  vivants, 
ou  que  les  corps  soient  conveuablement  protégés  contre  une  trop 
forte  élévation  de  température  par  le  liquide  dans  lequel  ils  sont. 

Souvent,  surtout  pour  l’examen  de  certains  animaux,  des  em- 
bryons, des  ovules  en  voie  de  segmentation,  et  pour  les  dis.M'ct ions 
il  faut  concentrer  la  lumière  des  nuages  et  de  la  lampe  à l’aide 
d’une  loupe  que  l’oii  dispose  de  telle  sorte  que  l'objet  à observer 
se  trouve  à peu  près  à son  foyer.  On  peut  même  concentrer  ainsi  la 
lumière  du  soleil,  quand  il  s’agit  de  corps  placés  dans  l’eau,  comme 
certains  ovules  ou  des  embryons,  que  l'on  arrive  alors  ê étudier  à 
un  grossissement  qui  dépasse  100  diamètres  et  au  delà. 

029.  Pour  les  dissections  qui  se  font  sous  le  microscope,  deux 
ordres  de  conditions  doivent  être  remplies  dans  le  plus  grand  nom- 
bre des  cas.  D’une  part,  pour  éviter  le  miroitement  des  .surfaces 
humides  des  tissus,  et  la  réflexion  de  la  lumière  en  divers  sens,  il 
faut  disséquer  sous  l’eau  qui  fait  que  les  rayons  réfléchis  sortent 
parallèles  les  uns  aux  autres,  comme  les  rayons  de  la  lumière  inci- 
dente. Il  est  utile  que  la  quantité  d’ean  soit  assez  grande  pour  que 
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la  lumière  réfléchie  par  sa  surface  ne  vienne  pas  se  mêler  à celle  que 
l’objet  lui-même  renvoie  dans  l'objeclif.  Sous  ce  rapport , il  est 
bon  parfois  de  couvrir  l'animal  disséqué,  d’une  quanlilé  d’eau 
suflisantc  pour  que  l’objectif  plonge  dans  celle-ci  et  reçoive  la  lu- 
mière réfléchie  sans  que  cette  dernière  passe  de  nouveau  dans  l’air. 
Dans  ce  cas,  on  peut  protéger  l’objectif  contre  l’entrée  de  l’eau 
entre  les  vis  do  la  monture  en  couvrant  celle-ci  d’une  mince  cou- 
che de  cire  molle  iondue,  qu’on  enlève  aisément,  quand  on  veut, 
avec  l’alcool,  l’essence  de  térébenthine  ou  la  benzine. 

il  est  dos  dissections  qu’il  est  parfois  utile  de.  faire  alternative- 
ment, é l’aide  de  la  lumière  transmise  et  é l’aide  de  la  lumière 
réfléchie;  alors,  après  les  avoir  placés  simplement  sur  un  porte- 
objet,  un  carton  noir  ou  autre  corps  de  cette  couleur  est  glissé 
puis  enlevé  sous  ce  dernier.  Cet  examen  de  certaines  préparations 
à l’aide  de  la  lumière  transmise  et  de  la  lumière  réfléchie  alter- 
nativement est  souvent  très-utile  non-seulement  pendant  la  dis- 
section, mais  aussi  lorsqu’on  observe  des  acariens  et  d’autres 
invertébrés  adultes  ou  embryonnaires,  de  petit  volume  sous  un 
microscope  quelconque.  Il  en  est  do  même  dans  l’étude  des  phé- 
nomènes de  la  segmentation  des  ovules  !i  vilellus  volumineux , 
comme  ceux  des  batraciens,  des  poissons,  de  beaucoup  de  mol- 
lusques, de  quelques  annélides,  etc.  C’est  toujours  à l’aide  de  la 
lumière  réfléchie  qu’il  faut  étudier  celle  de  l’œuf  des  oiseaux,  des 
reptiles,  et  des  poissons  plagiostomes.  Dans  ces  diverses  circon- 
stances, on  peut  encore  remplacer  la  lumière  transmise  par  la  lu- 
mière réfléchie,  en  tournant  le  miroir  de  manière  à ce  qu’il  ne  pro- 
jette plus  les  rayons  sur  les  objets  observés;  ces  derniers  perdent 
alors  leur  teinte  grisâtre  ou  d’un  gris  jaunâtre  plus  ou  moins 
foncé,  pour  prendre  un  ton  d’un  bleu  grisâtre  particulier,  compa- 
rable à celui  do  l’argent  mat  vivement  éclairé,  mais  variant  d’in- 
tensité selon  que  les  parties  sont  plus  ou  moins  translucides  ou  au 
contraire  tout  à fait  opaques. 

Toutefois  ce  ton  est  différent  et  varie  d’un  animal  à l’autre,  lors- 
qu’au lieu  de  parties  molles  on  observe  la  surface  d’un  insecte, 
d’une  arachnide,  ou  d’un  annelé.  Là,  les  miroitements  de  la  lumière 
réfléchie  s’associent  d’une  manière  souvent  fatigante  à la  couleur 
propre  dos  téguments  et  exigent  une  certaine  étude  avant  que  leur 
exacte  interprétation  fasse  bien  juger  la  réalité  des  dispositions 
anatomiques. 

Dans  tous  les  cas,  l’opposition  entre  la  partie  éclairée  et  celle 
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qui  ne  IVsl  pas  pour  chaque  saillie  ou  dépression  conduit  à recon- 
naître nettement  quel  est  l’arrangement  de  certains  organes,  l'état 
lisse,  bosselé  ou  réticulé  de  leur  surface,  l’insertion  de  leurs  ap- 
pendices, etc.,  dont  on  suit  toute  l'étendue  en  mettant  au  poitit 
chacunes  de  leurs  portions  successivement.  11  est  nécessaire  sou- 
vent de  tourner  les  diverses  faces  du  corps  observé  de  manière  à 
les  écla*rer  l’une  après  l’autre  et  de  tenir  compte  du  renversement 
de  l’image  par  le  microscope,  qui  fait  que  la  partie  éclairée  de  l’objet 
se  montre  pendant  cet  examen  du  cété  opposé  à celui  d'où  vient 
réellement  la  lumière. 

(150.  Ces  indications  s’appliquent  naturellement  aux  cas  dans 
lesquels  on  étudie,  A l’aide  de  la  lumière  directe  du  soleil  ou  des 
lampes,  des  pièces  injectées.  LA,  on  est  guidé  par  la  coloration 
des  vaisseaux  remplis  que  l’on  suit  dans  leurs  subdivisions  et  leurs 
anastomoses,  de  manière  A juger  de  leur  volume,  de  leur  nombre, 
de  leur  direction  rectiligne  ou  onduleuse,  de  la  forme  et  de  la  gran- 
deur des  mailles,  de  leur  rapports  avec  tels  ou  tels  organes,  sans 
s’arrêter  A l'aspect  général  plus  ou  moins  élégant  de  l’ensemble, 
ni  aux  reflets  que  produisent  certaines  incidences  de  la  lumière. 

Pour  concentrer  la  lumière  en  un  foyer  placé  au  même  point  que 
l’objet,  on  se  sert  d’une  loupe  piano-convexe,  en  la  dirigeant  de 
manière  à reproduire  sur  l’objet  une  image  nette  du  point  lumineux 
d’où  partent  les  rayons. 

Il  faut  s’exercer  à concentrer  A l’aide  de  ces  loupes  la  lumière 
sur  les  objets  amenés  au  foyer  du  microscope  et  destinés  A être 
disséqués  ou  simplement  observés , comme  on  le  fait  pour  les 
acariens,  les  insectes,  etc.  Quand  ces  corps  sont  plongés  dans 
l’eau,  on  peut  même  concentrer  ainsi  la  lumière  directe  du  soleil 
loi*squ'il  s’agit,  par  exemple,  de  distinguer'  certaines  dispositions  de 
la  sui^ace  du  corps  des  embryons  de  batraciens,  de  poissons,  d’arti- 
culés, d’aunélides  ou  de  mollusques  encore  contenus  dans  l’œuf. 

KnIVfO,  l'anatomiste  Lieberkùhn  parvint  A éclairer  complète- 
ment les  objets  opaques,  au  moyeu  d’un  réflecteur  concave  en  ai-- 
gent  parfaitement  poli.  DéjA,  du  reste,  en  1608  Leeuwenhoeck  em- 
ployait un  réflecteur  semblable  de  cuivre  poli , pour  le  môme 
usage.  La  lentille  était  placée  au  centre  de  ce  miroir,  et  le  foyer  di* 
l’un  correspondait  au  foyer  de  l’autre. 

Aujourd’hui,  on  suit  la  même  méthode  ; seulement  les  réflecteurs 
sont  en  verre,  et  I on  n’a  plus  A craindre  l’oxydation.  Quelquefois 
on  isole  la  lentille  du  miroir  qui  est 'monté  sur  une  tige  et  peut  se 
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mouvoir  à volonté,  de  manière  à donner  une  lumière  plus  ou  moins 
intense  et  à servir  avec  toutes  les  lentilles,  excepté  avec  les  plus 
fortes;  toutefois  la  première  disposition  est  préférable. 

Voici  du  reste  la  manière  de  procéder  ; 

Ou  enlève  la  pièce  qui  porte  les  diaphragmes  pour  laisser  une 
large  ouverture  à la  platine  ; le  réflecteur,  garni  de  sa  lentille,  est 
adapté  à l'extrémité  objective  du  microscope,  et  le  miroir  inféi  leur 
incliné  de  manière  à réllécbir  les  rayons  lumineux  à travei-s  cette 
ouverture.  Arrivés  au  réflecteur  conçoive,  les  rayons  sont  de  nouveau 
réfléchis  et  vont  se  réunir  à son  foyer,  dans  le  même  plan  que 
l'objet. 

Si  ce  dernier  présente  des  parties  très-brillantes,  il  faut  ménager 
l'éclairage,  soit  en  couvrant  le  miroir  inférieur  d'un  papier  huilé 
ou  d'un  carton  blanc,  soit  on  employant  le  réflecteur  mobile,  qui 
permet  de  varier  le  foyer  et  de  faire  tomber  sur  l'objet  une  partie 
plus  ou  moins  large  du  cône  lumineux  formé  par  les  rayons  conver- 
gents. On  peut  encore  élever  ou  abaisser  le  miroir  concave 
inférieur  qui  se  meut  à coulisse,  ou  enfin  se  servir  du  miroir 
plan. 

Charles  Chevalier  a construit  des  miroirs  de  Licberkûhn  en  glace, 
d’un  foyer  très-court,  do  façon  A pouvoir  les  employer  avec  de  forts 
grossissements.  On  peut  aujourd'hui  utiliser  le  réflecteur  concave 
avec  un  grossissement  de  trois  cent  cinquante  diamètres.  Ces  mi- 
roirs de  laebcrkûiin  peuvent  aussi  s'adapter  au  microscope  simple. 
Pour  cela,  on  enlève  un  des  chevalets,  on  fixe  à sa  place  une  tige 
coudée  portant  le  miroir,  et  le  doublet  tenu  dans  l'anneau  du  mi- 
croscope s'applii|ue  à la  partie  supérieure  du  réflecteur.  Pour  l'ob- 
servation, on  peut  employer  un  petit  disque  en  glace  qui  se  met 
à volonté  dans  l’ouverture  de  la  platine.  Ce  disque  portait  A son 
centre,  dans  les  anciens  instruments,  une  petite  tige  en  cuivre  sur 
laquelle  se  fixait  le  corps  opaque  A observer.  11  vaut  mieux  mettre 
l'objet  sur  des  disques  colorés,  dont  la  nuance  varie  suivant  la 
teinte  des  objets.  (Charles  Chevalier,  Traité  des  microscopes,  18Ô9.) 

(iôl.  Beck  a imaginé  un  miroir  réflecteur  en  forme  de  demi-cône 
creux,  A juste  titre  recommandé  par  Carpenter , miroir  ouvert 
du  côté  de  la  source  de  lumière  et  qui  réfléchit  celle-ci  sur  le  cen- 
tre de  la  platine  où  se  Iroiive  placé  l’objet  opaque  que  l'on  veut 
étudier.  Ce  miroir  s’adapte  A volonté  ef  aisé^ment  sur  chaque  ob- 
jectif. 
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CHAPITRE  V 

D«  la  représentation  des  objets  observés  à l'aide  dn  microscope. 

G7i2.  II  pxisle  trois  nioypns  principaux  de  représenler  les  images 
que  donnent  les  objets  observés  à l'aide  du  niicroseopo.  t>  sont  le 
dessin  direct  on  proprement  dit,  le  dessin  à l'aide  de  la  chambre 
claire  et  enlin  la  photographie.  II  importe  de  parler  séparément  ile 
fhacun  de  ces  divers  procédés. 

ART.  I".  DU  DE-SSI.N  DES  ÉLÉHENT.S  A.NATOMIQUES,  DES  TISSUS 

ET  AUTRES  OBJETS  MICROSCOPIQUES. 

(jri3.  Il  est  dilTicile  de  parvenir  à se  faire  une  idée  nette  des  élé- 
ments anatomiques,  de  leur  ressemblance  et  de  leurs  différences, 
de  leurs  caractères  distinctifs  en  un  mot.  si  l'on  ne  prend  l'habitude 
de  les  représenter  successivement  dés  que  l'on  commence  à savoir 
se  servir  du  microscope.  l>ors  même  qu'on  ne  sait  pas  dessiner,  on 
parvient,  au  bout  d'un  certain  temps  d'e.ssais,  à rendre  par  le  crayon 
assez  exactement  l’aspect  de  ces  objets  pour  pouvoir  les  comparer 
entre  eux,  soit  qu’on  ait  cherché  à achever  le  dessin,  soit  qu’on  se 
contente  de  faire  une  esquisse  des  ti’aits  caractéristiques.  11  faut 
aussi,  autant  que  possible,  s’exercer  à représenter  à leur  tour  les 
parties  de  la  préparation  qui  montrent  la  texture,  l’arrangeinent 
réciproque  des  éléments,  la  conformation  des  organes  ou  des  ani- 
maux et  dos  végétaux  microscopiques  entiers. 

Ces  dessins  sont  toujours  longs  et  demandent  beaucoup  de  soin; 
mais,  sans  avoir  figuré  avec  tout  le  fini  possible  un  ou  plusieurs  de 
ces  corps,  on  peut  se  contenter  de  faire  l'esquisse  des  principales 
formes  qu'on  tient  à conserver. 

Le  dessin  ne  doit  jamais  être  fait  en  laissant  l’objectif  absolu- 
ment immobile  ; il  ne  faut  pas  représenter  le  corps  tel  que  nous  le 
voyons  pendant  cette  immobilité.  La  raison  de  cela  est  que,  ne 
voyant  ainsi  qu'une  coupe  de  l'objet,  toujours  trop  épais  pour  être 
compris  en  entier  dans  l'épaisseur  {si  l’on  peut  dire  ainsi)  du  plan 
de  la  vision  distincte,  et  cela  d’autant  plus  qu’on  se  sert  d'un  ob- 
jectif plus  fort,  il  y a toujours  quelques-unes  de  ses  parties  ijui 
sont  vues  d’une  manière  diffuse  ou  avec  des  contours  irisés  et 
doubles,  etc.,  pendant  que  les  autres  sont  nettement  saisies. 

Il  faut,  par  conséquent,  chercher  à dessiner  l'objet  tel  qu'il  est, 
et  non  pas  tel  qu'il  peut  nous  paraitre  par  suite  d'effets  d’optique 
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divers,  déppndanis  de  la  conslniclion  mi'nie  du  microscope,  mais 
n’apparlenant  pas  <\  l'objet  étudié.  C'est  pourquoi  il  faut  se  servir 
inees.sammeiU  de  la  vis  microméiriqiie  qui  éloigne  ou  rapproche 
l'objectif  du  corps  qu’on  examine,  et  mettre  ainsi  successivement  au 
point  toutes  les  parties  qu'on  veut  représenter.  C'est  pourquoi  aussi 
il  faut  avoir  soin  de  chercher  à voir  rouler  ces  corps  quand  ils 
sont  isolés,  pour  se  faire  une  idée  nette  de  leur  masse,  et  quelque- 
fois il  est  nécessaire  de  les  figurer  dans  leurs  diverses  positions. 

On  peut  dire  d'une  manière  générale  que  l'aspect  du  dessin, 
sa  perfection  dans  tels  ou  tels  détails  caractéristiques  par  leur 
ensemble,  qui  ont  été  exécutés,  omis  ou  exagérés,  d'une  part  et  de 
l'autre  que  la  non-reproduction  d'effets  purement  optiques,  indis- 
pensablement attachés  à l'emploi  du  microscope,  sont  toujours 
proportionnés  à la  perfection  de  l'observation.  On  peut  reconnaître 
si  les  figures  ont  été  exécutées  par  un  observateur  qui  connaît  déjà 
bien  les  objets  qu'il  dessine,  et  s’en  fait  une  idée  exacte.  Cela  n’ar- 
rive qu'autant  que  déjà  on  a vu  un  grand  nombre  de  parties  organi- 
ques qu'on  peut  comparer  ; et,  d’autre  part,  qu’on  connaît  ou  qu’on 
ne  connaît  pas  ce  qui  vient  inévitablement  de  l’instrument  em- 
ployé, ou  appartient  réellement  au  corps  étudié. 

I.es  dessins  dans  lesquels  on  trouve  figurés  les  effets  de  la  dis- 
persion de  la  lumière,  etc.  (V.  p.  ‘260-26.5)  rappellent  involontaire- 
ment ceux  d'anatomie  descriptive  proprement  dite,  dans  lesquels, 
à propos  de  chaque  muscle,  seraient  représentés  les  lambeaux  de 
tissu  cellulaire  qui  échappent  quelquefois  au  préparateur  ou  les 
incisions  qui  pénétrent  dans  l’organe  disséqué. 

654.  Il  faut  toujours,  autant  que  possible,  faire,  le  dessin  de  la 
grandeur  de  l’image  obtenue  avec  l’objectif  employé,  afin  de  main- 
tenir les  mêmes  proporiions  dans  tous  ceux  qu’on  sera  obligé  à 
chaque  instant  do  comparer  ensemble.  On  peut  bien,  dans  certai- 
nes circonstances,  faire  le  dessin  aussi  grand  qu'on  veut,  suivant  les 
besoins,  comme,  par  exemple,  lorsqu’il  s’agit  d’objets  très-petits  et 
très-compliqués,  tels  que  le  sont  divei's  infusoires  ; mais  comme 
chaque  observateur  choisit  une  certaine  grandeur  qui  lui  convient, 
il  en  résulte  une  grande  hétérogénéité  entre  les  divers  travaux,  ^^i 
elle  n’a  pas  toujours  de  graves  inconvénients  en  zoologie,  elle  en 
aurait  beaucoup  en  anatomie  générale. 

Quelle  que  soit  la  grandeur  adoptée  pour  les  dessins,  et  lors 
même  qu’on  aurait  fait  l'esquisse  à la  chambre  claire  qui  élargit 
encore  l’image,  ainsi  que  nous  l’avons  vu  (p.  152),  ce  n’est  pas 
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cunibieii  de  fois  le  dessin  est  plus  grand  que  l'objet  qu’il  faut  indi- 
quer, mais  bien  le  pouvoir  ampliUant  obtenu  avec  l'objectir  et 
l’oculaire  dont  on  s’est  servi.  Car,  en  effet,  quelles  que  soient  les 
dimensions  de  ce  dessin,  il  ne  renfermera  jamais  que  les  détails 
vus  avec  tels  ou  tels  grossissements  ; or,  ce  qu’il  importe  de  savoir, 
c’est  le  grossissement  qu’il  est  nécessaire  d’employer  pour  constater 
ces  mêmes  détails. 

(155.  La  distribution  dans  une  même  ligure  des  différents  élé- 
ments anatomiques  qu’on  veut  y faire  entrer  a une  certaine  impor- 
tance. Si  c’est  un  élément  anatomique  spécial  qu’on  étudie,  ce 
sont  les  différentes  formes  qu’il  offre  durant  les  phases  de  son 
évolution  et  ses  variétés  qui  doivent  seule  la  composer. 

.S'il  s’agit  d’un  tissu  pathologique  composé  d’éléments  d’espèces 
diverses,  on  peut  réunir  dans  la  méinc  ligure  ces  divers  corpus- 
cules, en  conservant  autant  que  possible  leurs  proportions  numéri- 
ques, et  en  donnant  de  chacun  les  principales  variétés.  Ce  mode  de 
représentation  des  objets  microscopiques  est  souventlrès-utilepour 
rendre  approximativement  l’aspect  de  la  préparation,  quand  il  s’a- 
git d'un  produit  qui  n'est  pas  trés-compliqué  ; mais,  même  dans  ce 
cas,  il  faut  quelquefois  donner  isolément  dans  une  ou  plusieurs  fi- 
gures à part  les  variétés  principales  de  l’élément  fondamental.  On 
représentera  ensuite  séparément,  sous  un  grossissement  moindre  en 
général,  l’arrangeineiit  réciproque  de  ces  diverees  parties  sous  forme 
de  tissus  glandulaires,  épithélial  ou  autres,  sains  ou  altérés. 

Dans  l'impossibiliU'  où  l’on  est  de  figurer  tout  ce  qu’on  a sous 
les  yeux  dans  chaque  préparation,  il  faut  faire  un  choix  des  prin- 
cipales variétés  d’éléments,  c’est-à-dire  de  celles  qui  se  rencontrent 
le  plus  abondamment  ou  de  ceux  de  leurs  arrangements  réciproques 
en  trame  fibreuse,  en  culs-de-sac  glandulaires,  saillies  papillai- 
res, etc.,  qui  offrent  le  plus  de  netteté.  Ce  n’est  du  reste  qu’après 
avoir  examiné  un  certain  nombre  de  ces  dispositions,  qu’on 
finit  par  reconnaître  celles  de  ces  variétés  qui  se  reproduisent  le 
plus  souvent,  cl  qu’on  éprouve  le  besoin,  si  l’ont  peut  ainsi  dire 
de  les  dessiner. 

Il  ne  faut  pas  hésiter  à suivre  celte  murche  et  à choisir  pour 
les  reproduire  les  types  de  chaque  disposition  principale,  sans  se 
laisser  arrêter  par  cette  objection  souvent  faite  que  le  dessin  est 
plus  beau  que  l’objet  naturel.  Il  ne  s’agitpas,  en  effet,  dans  un  des- 
sin, de  faire  le  portrait  de  telle  ou  telle  préparation  dont  l’aspect 
varie  nécessairement  à chaque  fois  qu’on  la  l enouvelle  en  raison  de 
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[uirticularités  secuiuiaires.  Ce  qu'il  s'a};il  do  faire,  c’esl  de  présen- 
ler  les  choses  de  manière  que  le  lecleur  puisse  retrouver,  dans  les 
ais  analogues,  les  dispositions  types  et  fondamentales  qui  le  frappo- 
ronl  immédiatement,  quellesqne  soient  les  différences  d'aspect  gé- 
néral des  préparations  les  unes  à côté  des  autres  et  en  face  d’une  de 
leui’s  représentations. 

Ces  remarques  sont  faites  pour  guider  les  commeiiçanls,  qui 
pouiTaieiit  se  laisser  ébranler  par  l'objection  mentionnée  plus 
haut,  que  leur  feront  certainement  les  personnes  qui  voient  pour  la 
première  fois  une  préparation  microscopique,  sans  avoir  encore  une 
expérience  des  travaux  et  des  dessins  anatomiques.  Il  est,  en  effet, 
facile  de  reconnaitre  que,  le  plus  souvent,  les  figures  dans  lesquel- 
les on  a la  prétention  de  représenter  tout  eo  qu’on  a vu  dans  une 
préparation  sont  moins  exactes  que  les  autres.  Elles  sont  même 
inexactes,  en  ce  sens  qu’elles  ne  renfernieut  et  ne  peuvent  renler- 
mer  qu’une  partie  des  formes  que  montrent  les  éléments  et  leurs 
arrangements  dans  chaque  tissu,  et  comme  conséquence,  on  y 
remarque  fréquemment  le  cachet  d’une  observation  superficielle. 
Far  ces  mêmes  raisons,  ce  sont  aussi  les  figures  les  moins  instruc- 
tives, les  plus  difficiles  à comprendre,  parco  qu’on  ne  peut  discer- 
ner ce  qui  est  important  de  ce  qui  n'est  qu’accessoire. 

Le  dessin  étant  fait  pour  aider  l’intelligence  du  lecteur,  tout  doit 
concourir  à ce  but.  Quant  à l’observateur,  il  apprendra  bien  vite  à 
distinguer,  au  milieu  des  parties  accessoires  ou  accidentelles  que 
renferment  toujours  toutes  les  préparations,  les  dispositions  types 
et  caractéristiques,  lesquelles  doivent  de  toute  nécessité  être  dé- 
gagées de  ce  qui  est  inutile. 

En  anatomie  pathologique  descriptive,  après  avoir  décrit  et  figuré 
la  déformation  des  organes,  l’aspect  du  tissu  altéré,  il  faut  en  dé- 
crire et  figurer  la  texture  et  les  éléments  anatomiques  fondamentaux 
en  insistant  sur  les  variétés  qu’  ils  présentent  dans  le  cas  spécial 
dont  il  s'agit.  Os  divers  éléments  et  leurs  variétés,  ducs  aux  diver- 
ses phases  de  révolution  morbide  à laquelle  ils  sont  arrivés,  doi- 
vent dans  ce  cas,  être  pris  dans  chacun  des  divers  points  de  la 
tumeur,  etc.,  présentant  un  aspect  particulier,  et  dans  la  description, 
il  faut  établir  la  relation  qui  existe  entre  cet  aspect  du  tissu  et  les 
éléments  ou  les  variétés  de  leurs  arrangements  ; sous  ce  rap])ort  un 
dessin  peu  parfait  au  point  de  vue  graphique, dû  à un  anatomiste  qui 
ronnait  bien  les  objets  observés,  qui  a appris  par  expérience  A in- 
terpréter les  caractères  des  objets  vus  pat'  lumière  transmise  sous  le 
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microscope,  comparalivenient  à ceux  que  nous  observons  û l'œil  nu, 
ce  dessin,  disons-nous,  vaudra  mieux  que  celui  d'un  artiste  habile 
ne  sachant  pas  déterminer  les  caractères  des  choses  ain.si  étudiées. 
Dans  le  travail  de  ce  dernier, 'on  remarquera  deserreui-s  dues  à la  re- 
présentation de  choses  mal  interprétées.  Ce  qui  lui  manque, c'est  de 
bien  comprendre,  tandis  que  l’observateur  se  trouve  souvent  dans 
la  position  d’avoir  très-bien  compris  sa  préparation,  mais  de  n'avoir 
pu  la  rendre  avec  art,  sa  main  n’étant  pas  habituée  au  dessin. 

656.  Polir  le  micrographe,  les  moyens  ordinaires  de  représen- 
tation, c’est-à-dire  le  crayon,  l’estompe  et  les  couleurs  à l’eau,  suf- 
fisent généralement.  Nombre  de  dessins  que  l’on  trace  pendant  le 
cours  d'une  observation,  afin  d'aider  la  mémoire,  ne  seront  que 
de  simples  esquisses  ; il  eu  est  de  même  de  certains  objets  que 
l'on  voit  par  hasard,  et  qui  ne  méritent  d’être  reproduits  que 
pour  mémoire  dans  un  cahier  de  notes.  On  ne  saurait  trop  recom- 
mander de  beaucoup  dessiner,  et  de  dessiner  surtout  toute  dispo- 
sition caractéristique  d’un  tissu  dont  on  vient  de  réussir  la  pré- 
paration, dès  que  celle-ci  est  achevée  et  étudiée.  Il  est  rare,  en 
cfTet,  dans  bien  des  recherches  scientifiques  de  saisir  deux  fois 
de  suite  d’une  manière  aussi  heureuse  et  aussi  précise  les  mêmes 
particularités  ; en  sorte  qu’on  perd  plus  tard  beaucoup  de  temps, 
et  parfois  en  vain,  pour  retrouver  ce  que  montrait  une  préparation 
qui  s'est  perdue  ou  altérée  alors  qu’on  a omis  de  dessiner  au  mo- 
ment opportun. 

11  faut  s’habituer  à tracer  les  premiers  contours  avec  toute  la  dé- 
licatesse possible  ; on  passe  ensuite  aux  Ions  plus  foncés,  et  l’on 
n’accentue  les  ombres  vigoureuses  qu’à  la  fin.  On  apportera  le  plus 
grand  soin  à la  taille  du  crayon  (la  lime  est  l’instrument  qui  donne 
la  meilleure  pointe),  afin  d’arriver  à reproduire  le  finesse  des  ligues 
indiquant  lecontourdes  objets  microscopiques.  11  est  bon  de  s’habi- 
tuer aussi  à tracer  des  lignes  très-fines  avec  la  pointe  du  pinceau 
chargé  de  couleur;  ces  lignes,  dans  bien  des  cas,  sont  préférables 
à celles  que  donne  le  crayon.  Ombrer  à l’estompe  est  la  manière  la 
plus  expéditive  de  toutes.  On  n’oubliera  pas  non  plus  de  placer 
invariablement  l’ombre  à droite  ; c’est  l’unique  moyen  de  produire 
dans  l’image  l’aspect  des  élévations  et  des  creux  du  modèle.  On  doit 
exprimer  l’intensité  des  parties  foncées  paraissant  ombrées  avec 
soin  et  fidèlement,  car  cette  intensité  caractérise  beaucoup  d’objets 
microscopiques  réfractant  plus  ou  jnoins  la  lumière  transmise. 

l’our  ombrer,  on  remarquera  que,  dans  un  objet  sphérique  ou 
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cylindrique  par  exemple,  l'ombre  la  plus  forte  n’est  pas  tout  à lait 
du  nûté  opposé  à la  lumière,  mais  un  peu  en  de^'à,  et  que  le  point 
{ou  la  ligne)  opposé  à la  lumière  est  un  peu  éclairé  par  reflet. 

Avec  les  couleurs  à l'eau,  on  se  sert» généralement  des  procédés 
de  l'aquarelle,  rarement  de  ceux  de  la  gouache.  On  se  fait  rapide- 
ment à leur  emploi.  11  ne  faut  pas  chercher  à obtenir  des  tons  trop 
crus. 

11  n’est  très-avaulageux,  pour  le  micrographe,  de  se  servir  de  la 
chambre  claire  que  lorsqu'il  s’agit  d'obtenir  une  image  un  peu 
compliquée  et  la  représentation  fidèle,  (|uant  à la  situation,  à la 
forme  et  aux  dimensions  de  ses  parties  intégrantes,  surtout  quand 
il  s'agit  des  petits  articulés,  des  embryons,  etc. 

Dujardin  a depuis  longtemps  fait  remarquer  qu'il  importe  beau- 
coup de  représenter  les  objets  avec  les  effets  dus  à ce  qu'ils  sont 
vus  par  lumière  transmise,  et  non  tels  qu’on  peut  supposer  qu’ils 
seraient,  si  on  les  observait  en  tant  que  corps  opaques,  à l’aide  de 
la  lumière  réfléchie.  Celle  manière  de  faire  ne  doit  être  adoptée 
que  lorsqu'on  observe  réellement  les,  corps  sous  de  faibles  grossis- 
sements, à l'aide  de  la  lumière  réfléchie  à leur  surface,  ainsi  qu’on 
le  fait  parfois  pour  les  embryons,  la  surface  de.quelques  muqueuses, 
des  carapaces  de  divers  animaux,  etc. 

L’ombre  ne  doit  être  que  l’accessoire  de  l’esquisse  et  souvent 
n’étre  que  légèrement  indiquée,  dans  la  crainte  de  jeterde  la  confu- 
sion dans  les  lignes  ; en  un  mot,  le  dessin  le  meilleur  est  presque 
toujours  une  esquisse  mise  à l’effet,  sauf  le  cas  des  corps  réfractant 
fortement  la  lumière  comme  les  gouttes  graisseuses.  Après  avoir 
terminé  le  dessin,  on  peut  le  passer  à une  légère  teinte  d’aqua- 
relle, pour  obtenir  le  double  résultat  de  le  rendre  inaltérable  et 
d’indiquer  la  couleur  des  objets.  Celle  opération  est  particulièrement 
nécessaire  lorsqu’il  s’agit  de  représenter  les  vaisseaux  sanguins, 
et  de  distinguer  les  artères  des  veines , des  conduits  excréteurs 
ou  des  lymphatiques. 

C,v7.  Ce  serait  une  erreur  de  croire  (pie  l’on  peut  faire  des  dessins 
sur  les  objets  microscopiques  sur  le  premier  papier  venu.  Le  choix 
de  ce  dernier  est  au  contraire  très-important.  Au  lien  du  papier  méca- 
nique, ou  se  servira  de  papier  lisse  très-fort  et  d’uu  beau  grain,  tels 
que  les  papiers  dits  papiers  de  Bristol,  et  autres  papiers  forts  et 
lisses  du  même  genre.  Les  pincrraiix  de  martre  les  meilleurs  sont  à 
pointe  fine,  mais  pas  trop  longue,  élastiques  et  se  redressant  d’eux 
mêmes  ; les  uns  plus  petits,  les  autres  de  grosseur  moyenne.  11  est 
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Itoaucotip  plus  facile  de  rencontrer  un  bon  pinceau  qu'un  bon 
crayon  de  mine  de  plomb.  Le  bon  crayon  doit  pouvoir,  au  besoin, 
donner  des  lignes  pâles  et  nettes  et  des  lignes  noires  et  fermes  sans 
s'écraser  par  sa  mollesse,  ni  éclater  en  fragments  détruisant  la  pointe, 
ni  raver  le  papier  par  sa  dureté  ; les  meilleurs  sont  les  crayons 
Watson,  puis  les  crayons  Conté,  Hardmuth  et  Faber,  et  les  crayons 
de  graphite  de  Sibérie.  Ceux  qui  senent  le  plus,  sont  les  numéros  5 
et  4.  Le  numéro  1 , qui  est  le  plus  tendre,  ne  sert  que  rarement. 
M.  Germain  de  Saint-l’ierre  dit  avec  raison  qu'on  doit  s'estimer  heu- 
reux si,  sur  une  douzaine,  on  en  trouve  plus  d'un  de  très-bon. 
Quand  vous  l'avez  rencontré,  ménagcz-le,  et  usez-en  le  dernier  bout 
dans  un  porte-crayon,  car  vous  ne  savez  pas  quand  vous  en  retrou- 
verez un  autre.  (Dictionnaire  de  liotanitjue,  1860,  art.  Df.ssis.) 

Un  petit  nombre  de  couleurs  suffit  ; il  va  sons  dire  qu'elles  doi- 
vent être  de  première  qualité;  du  reste,  elles  durent  si  longtemps, 
que  cela  n'est  point  une  dépense,  il  ne  faut  pas  employer  les  couleurs 
en  pastilles  fixées  a une  boite,  ces  couleurs  ne  tardent  pas  à se 
salir  les  unes  les  autres  ; ayez  des  couleurs  en  pastillesou  tablettes 
isolées,  four  s'en  servir,  on  les  frotte  par  l’une  de  leurs  extrémités 
mouillée  d’un  peu  d’eau  sur  une  assiette  ou  une  palette  de  porce- 
laine ; les  mélanges  sc  font  au  fur  et  à mesure  du  besoin,  avec  le 
pinceau.  Un  obtient  toutes  les  nuances  en  combinant  les  couleurs 
suivantes  : noir  do  bougie,  bleu  de  Prusse,  vermillon,  carmin, 
terre  de  Sienne  brûlée,  gomme-gutte,  jaune  de  chrome  ou  mieux 
jaune  indien,  et  le  blanc  qui  sert  peu.  Ou  peut  ajouter  à cette  liste 
quelques  couleurs  spéciales,  le  bleu  de  cobalt  ou  d'outre-nier.  Les 
couleurs  françaises  dites  au  miel  ou  eu  pastilles,  de  Qicnal,  sont 
généralement  préférées. 

La  couleur  noire  est  la  plus  employée  de  toutes  en  raison  du  Ion 
gris  ou  noirâtre  plus  ou  moins  foncé  que  présente  le  contour  de  la 
plupart  des  objets  vus  par  lumière  transmise.  Elle  ne  sert  pas  seu- 
lement à ombrer,  mais  encore  à tracer  les  contours  et  les  traits  les 
plus  fins,  tels  que  les  cils  vibratiles , la  queue  des  sperma- 
tozoïdes, etc.  Quand  on  a pris  l'habitude  de  se  senir  du  pinceau 
pour  cela,  la  netteté  des  traits  l’emporte  de  beaucoup  sur  ceux  que 
donnent  les  crayons.  (In  fera  bien  de  préférer  le  noir  de  bougie  à 
l'eticredeC/iine  qui  est  habituellement  recommandée,  parce  que  le 
premier  conserve  en  séchant  le  ton  qu’il  a pendant  qu'il  est  encore 
humide  et  n’oblige  pas  de  revenir  sur  l•.haquc  trait  comme  lorsqu'on 
se  sert  des  noirs  dont  le  ton  baisse  lors  qu’ils  sèchent.  De  plus 
C.  UoBi.T.  — Microfxopu. 
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ce  noir  s’enlève  compléleraenl  par  le  lavage  avec  lacililè,  dans  les 
cas  on  quelcpie  conloiir  mal  tracé  doit  être  recommencé,  ce  que 
l'encre  de  Chine  ne  permet  pas  de  faire.  On  peut  aussi  dans  nombre 
de  cas  se  servir  de  ta  sépia  dont  le  maniement  au  pinceau  est  très- 
facile. 

Comme  M.  Germain  de  Saint-Pierre,  j’ai  l'habitude  de  recueillir 
mes  dessins  d'observations  sur  des  feuilles  simples,  libres  et  de 
même  format,  ce  qui  permet  de  les  classer  et  d’en  composer  des 
volumes  susceptibles  de  grossirou  de  se  subdivisera  volonté.  Chacun 
de  ces  fascicules  de  dessins  est  reçu  entre  deux  feuilles  de  caiioii 
libres  de  même  format,  et  le,  tout  est  serré  au  moyen  de  deux  cour- 
roies de  fd  teiTninécs  par  une  boucle  ou  par  un  anneau  de  caou- 
tchouc. On  maintient  ainsi  le  plus  grand  ordre  dans  les  matériaux  de 
chaque  étude,  dont  aucune  feuille  ne  saurait  s’égarer. 

Il  est  très-important  de  placer  au  bas  de  chaque  feuillet  l’ex- 
plication (les  ligures  avec  leitres  de  renvoi,  à mesure  qu’on  les 
achève,  ou  de  mettre  sur  ces  feuillets  un  numéro  de  renvoi  à la 
page  correspondante  d’un  registre  d’observations  qui  contiendra 
cette  explication  avec  description  complète,  si  la  nature  des  objets 
observés  donne  le  temps  de  faire  immédiatement  ainsi.  A cété  du 
dessin,  il  faut  indiquer  le  grossissement  employé  ou  au  moins  le 
numéro  de  l’oculaire  et  celui  de  l’objectif,  et  même  le  diamètre 
de  l'objet  dessiné. 

Dans  bien  des  cas,  il  est  utile  d’avoir  un  petit  album  in-12  ou 
iii-8"  s’ouvrant  en  long  sur  lequel  on  fait  les  croquis  destinés  à rap- 
peler certains  faits  de  détails  plutôt  qu'à  être  publiés. 

AUT.  II. nu  UESSIS  DES  OMETS  MICBOSCOPIQUES  A l’aIUE 

DE  I.A  CHAIIBRE  CL.MHE. 

lio8.  Difiéreiiles  dispositions  ont  été  adaptée  à l'oculaire  pour  per- 
mettre à l'observateur  de  voir  à la  fois  l'objet  et  une  surface  sur 
laquelle  il  peut  suivre  les  contours  avec  un  crayon.  La  plus  généra- 
lement eiii|)loyée  consiste  dans  le  prisme  ou  chambre  claire  de 
Wollaslon  ipii  s'adapte  di'vant  l’oculaire.  I.e  microseoiic  étant 
placé  horizonlalenieni,  les  rayons  qui  ]tassenl  de  l'oculaire  dans 
le  prisme  subissent  la  réflexion  totale  sur  sa  face  oblique  et  ar- 
rivent sur  la  face  horizontale  perpendiculairement  à leur  direc- 
tion initiale.  L’œil  est  placé  au-dessus  de  l'angle  extérieur  du 
prisme,  de  telle  sorte  qu’il  reçoit  par  une  des  moitiés  de  la  pu- 
pille les  rayons  qui  sortent  du  prisme,  et  par  l’autre  ceux  qui  lui 
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viennent  directement  d’une  feuille  de  papier  bleu  placé  sur  la 
table.  Ceux-ci  leur  arrivent  avec  tant  d'éclat  que,  pour  quelques 
personnes,  il  semble  d’abord  diflicile  de  voir  à la  fois  l’objet 
et  la  pointe  du  crayon.  Cette  difficulté  qui  est  d’ailleurs  com- 
mune à tous  les  appareils  destinè.s  à dessiner  les  objets  peut  être 
amoindrie  en  interposant  une  lentille  légèrement  convexe  entre 
l’œil  et  le  papier  dans  le  but  de  rendre  divergents  les  rayons 
qui  émanent  du  papier  et  du  crayon,  et  de  leur  donner  le  même 
angle  de  divergence  que  ceux  qui  viennent  du  prisme.  Enfin, 
on  complète  les  préparaiifs  et  on  assure  le  succès  en  modifiant 
l’intensité  lumineuse  du  papier,  de  maniwe  à la  rendre  égale  à 
celle  de  l’objet.  Si  l’image  est  trop  brillante,  le  papier  et  le  crayon 
deviennent  invisibles  ; il  faut  alors,  ou  bien  diminuer  l'éclai- 
rage de  l’objet,  ou  bien  éclairer  plus  fortement  le  papier  cl  le 
crayon.  Quelquefois  c’est  le  contraire  qui  arrive.  On  peut  encore 
employer  dans  le  même  but  un  petit  miroir  d’acier  poli,  d’un 
diamètre  inférieur  à celui  de  la  pupille.  Il  joue  absolument  le 
même  rôle  que  le  prisme  de  Wollaston,  car  les  rayons  venant  de 
l’oculaire  sont  réfléchis  verticalement  vers  le  haut,  jusqu’à  la  jm- 
pille  qui  est  placée  au-dessus  du  miroir,  tandis  que  l’œil  rcA'oit 
aussi  les  rayons  dn  papier  et  du  crayon;  l'image  fournie  par  le  mi- 
croscope est  alors  virtuellement  projetée  sur  le  papier  comme  dans 
le  cas  précédent.  Ce  petit  miroir  de  l'invention  du  célèbre  natura- 
liste Sômmering  est  préférée  au  prisme  de  Wollaston  par  un  grand 
nombre  de  dessinateur. 

Quelques  micrographes  substituent  au  miroir  une  plaque  de 
verre  noirci,  ou  présentant  une  teinte  neutre.  I.’œil  reçoit  en 
même  temps  les  rayons  de  l’image  microscopique  qui  lui  sont 
renvoyés  par  la  surface  du  verre  et  ceux  du  papier  et  dn  crayon 
qui  traversent  le  verre.  Dans  la  chambre  claire  d’Amici  (|ui  s’adapte 
ail  microscope  horizontal  de  Chevalier,  l’œil  regarde  l’ohjet  à 
la  manière  ordinaire  ; au  lieu  de  viser  sur  le  pafiier,  c’est  l’image 
du  Crayon  qtii  vient  se  projeter  dans  le  champ  de  la  vision,  ce 
ipii  c.-t  bien  préférable.  On  y arrive  eil  associant  un  miroir  d’a- 
cier poli  ;!u  centre  et  un  prisme  de  rétlexion  tolale.  Ce  tout  s’a- 
dapte à l’oculaire. 

M.  Nachet,  pour  le  microscope  vertical, emploie  un  prisme  à peu 
près  rhomboïdal  fllg,  1.11),  dont  l’une  des  faces  inclinées  est  placée 
au-dessus  de  l’oculaire;  sur  retic  face,  oti  a collé  un  petit  prisme  de 
verre,  de  telle  sorte  que  les  rayons  émapés  de  l’objet  tombent  nor- 
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fig.  151  ' 


malcment  sur  le  prisme.  Ils  traversent  donc,  sans  déviation,  et  le 
petit  prisme  et  le  grand  prisme,  tout  en  subissant  une  légère  perte 
de  lumière  par  suite  de  la  réllexion  sur  la 
face  de  contact.  La  lumière  qui  vient  du 
crayon  et  pénétre  dans  le  prisme  rhom- 
boïdal  est  rénéchie  dans  le  grand  prisme  de 
manière  à être  ramenée  en  coïncidence  avec 
le  rayon  qui  vient  directement  de  l'objet. 
Pour  le  microscope  oblique,  .M.  Nachet  a 
proposé  une  autre  forme  de  chambre  claire 
construite  sur  le  même  princi]ie,  c'est  l'une 
des  dispositions  les  plus  commodes  pour  le 
dessinateur. 

GÔ9.  Il  est  siavantageu.vpourlc  micrographe  de  pouvoir  dessiner 
avec  l’un  ou  l’autre  de  ces  instruments  qu’il  devient  nécessaire  de 
s'y  exercer.  Bien  que  quelques  personnes  puissent  voir  à la  fois 
l’image  et  le  crayon  avec  une  égale  netteté  la  plupart  des  obser- 
vateurs ne  sont  pas  dans  ce  cas;  aussi  ne  faut-il  pas  se  laisser 
décourager  par  ses  premiers  insuccès.  Il  arrivera  quelquefois, 
en  faisant  usage  du  prisme,  que  l’impossibilité  de  voir  le  crayon 
est  due  à une  mauvaise  position  de  l’oeil,  qui  te  trouve  trop  au- 
dessus  du  prisme.  Quand  on  aura  pris  une  bonne  position,  il  fau- 
dra avoir  soin  de  la  maintenir  d’une,  manière  invariable  Jusqu’à 
ce  que  le  dessin  soit  achevé.  Il  est  essentiel  de  ne  pas  oublier  que 
le  rapport  des  dimension  j de  l’objet  et  du  dessin  est  modifié  par  la 
hauteur  de  l’œil  au-dessus  du  papier,  l’ar.vuile,  si  le  microscope  est 
placé  sur  des  supports  de  différentes  hauteurs  ou  bien  si  l’ocu- 
laire est  tiré  ou  rentré,  l'échelle  sera  changée.  Cette  remarque  est 
particuliérement  importante  quand  on  veut  dessiner  à une  même 
échelle  nue  série  d’objets  ou  quand  on  se  sert  de  la  chambre  claire 
comme  instrument  micrométrique.  (Carpenter.) 

GiO.  L’emploi  des  chambres  claires  est  rarement  utile  en  anato- 
mie générale,  p.irce  que  le  dessin  qu’elles  donnent  est  trop  grand, 
ce  qui  établit  une  trop  grande  disproportion  entre  l’esquisse  de 
l’objet  et  son  image,  telle  qu’on  la  voit  dans  le  microscope.  Cette 
disproportion  tend  à (aire  reprendre  aux  éléments  anatomiques  étu- 
diés dans  les  planches  et  ensuite  sous  le  microscope,  leur  cachet  spé- 


I 


* Chambre  claire  de  Nachet  constniilo  de  manière  à reporter  Mir  la  laide,  à côlè 
du  inirrosropo  vnlieal.  de  l’oltjcl;  ol!e  donne  une  inia^v  Ircs-distincle  du 

crayon  dan»  tou»  les  |>oinU  du  champ. 
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cial,  qu’il  est  important  de  leur  conserver  dans  les  dessins.  De  plus, 
les  lifrues  à dessiner  sont  extrêmement  pAles,  le  plus  souvent  très- 
délicates,  et  la  perte  de  la  lumière  et  de  netteté,  que  cause  la 
chambre  claire,  empêchent  de  les  voir,  de  sorte  que  le  croquis  des 
traits  principaux  doit  être  repris  et  achevé  sans  cet  instrument. 
Comme  le  prisme  renverse  l'objet,  on  ne  le  trouve  plus  exacte- 
ment dans  la  p sition  où  il  était.  Il  faut,  en  outre,  grossir  tous  les 
détails  qu’on  saisit  proporlionuellcment  à la  grandeur  du  croquis, 
d’où  résultent  des  difficultés  plus  grandes  que  celles  qu’on  éprouve 
à faire  le  dessin  sans  chambre  claire.  Les  dessins  d’anatomie  gé- 
nérale sont,  du  reste,  assez  faciles  pour  qu’on  parvienne  au  bout 
de  peu  de  temps,  sans  savoir  dessiner  auparavant,  à reproduire 
les  éléments  anatomiques  avec  leur  cachet  spécial,  pourvu  qu’on 
les  ait  déjà  assez  étudiés  pour  les  bien  connaître. 

(iil.  La  chambre  claire  de  iNachet  (flg.  l.îO)  est  de  beaucoup  la 
plus  commode  de  toutes  celles  que  j’ai  employées.  C’est  celle  qui 
montre  le  mieux  la  pointe  du  crayon  en  même  temps  que  le  contour 
des  objets,  et  elle  ne  renverse  pas  l’image  de  ceux-ci.  Klle  permet 
ainsi  de  tracer  des  contours  moins  tremblés  (ju’avec  les  autres, 
bien  qu'ils  le  soient  toujours  un  peu;  elle  pernret  encore  d’esquis- 
ser les  objets  sans  agrandissement  notable  de  leur  image,  com- 
parativement aux  dimensions  de  cette  dernière  vue  sans  cbambre 
claire, en  plaçant  le  papier  sur  un  pupitre  ou  sur  des  livres  au  ni- 
veau de  la  platine  du  microscope  ou  même  sur  un  niveau  plus 
élevé.  Aussi,  suis-je  revenu  des  préventions  défavorables  que  m’a- 
vaient inspirées  les  autres  chambres  claires.  On  en  tire  en  par- 
ticulier un  excellent  parti  pour  esquisser  les  contours  compli- 
qués de  beaucoup  d’articulés  microscopiques  ou  de  leurs  organes, 
pour  consei-ver  à ces  derniers  leurs  rapports  exacts,  leur  symé- 
ti'ic,  etc. 

La  difficulté  la  plus  grande  dans  l’emploi  des  chambres  claires, 
en  général,  est  de  voir  la  pointe  du  crayon  ; pour  atteindre  ce  but, 
il  faut  que  le  papier  sur  lequel  on  trace  l’esquisse  soit  peu  éclairé; 
on  peut  projeter  sur  lui  l’ombre  d’uu  objet,  ou  encore,  se  servir  de 
papier  Bristol  teinté  eu  gris,  tel  qu’ou  les  emploie  .souvent  pour  les 
dessins  anatomiques,  ou  encore,  le  papier  à décalquer  de  teinfe  gri- 
sâtre. On  peut  aussi  recouvrirdecouleur  blanche  (blanc de  plomb  ou 
d’argent  préparé  pour  la  gouache)  la  pointe  du  crayon,  il  est  alors 
très-facile  de  la  suivre,  et  le  dessin, devient  moins  pénible  et  plus 
rapide  à exécuter. 
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Comme  les  contours  tracés  sont,  quoi  que  l'on  fasse  (surtout  au 
début  de  l'emploi  des  chambres  claircsl,  plus  ou  moins  tremblés, 
ou  les  repasse  au  crayon  ou  au  pinceau  pour  les  régulariser,  après 
les  avoir  affaiblis  avec  le  caoutchouc  à effacer.  On  peut  aussi,  quand 
les  objets  à représenter  sont  très-compliqués,  achever  l’esquisse 
sur  le  papier  transparent  à décalquer  et  faire  ensuite  le  décalque  sur 
le  papier  lort  qui  doit  porter  le  dessin  définitif. 

.ART.  III.  — Di:  LA  BEPRÉSEaTATION  BE  l’iMACE  DES  OBJETS 
MICROSCOPIQCES  PAB  LA  PHOTOGIIAPIIIE. 

642.  1 .es  applications  de  la  photographie  à la  représentation  des 
objets  vus  sous  le  microscope  ne  concerne  pas,  à proprement  par- 
ler, l'emploi  du  microscope  lui-même.  Elles  consistent  en  la  mise 
en  (l’iivre  d’un  certain  nombre  de  procédés  et  d'instruments  ajoutés 
ù ceux  qu’exige  le  maniement  du  microscope,  sans  modifications 
essentielles  de  ce  maniement  non  plus  que  des  objectifs,  etc.  Sous 
ce  rapport,  il  n'y  a pas  lieu  d’en  parler  dans  ce  livro.  D’aulro  part, 
les  procédés  et  les  instruments  jihotographiques  modifiés  de  ma- 
nière A pouvoir  être  ap])liqués  A la  reproduction  des  images  micro- 
scopiques exigent  des  descriptions  tellement  élendues  qu'elles  ne 
sauraient  prendre  place  ici,  et  ne  pourraient  éviter  A ceux  qui  vou- 
draient s'en  servir  de  recourir  aux  ouvrages  spéciaux  qui  en  trai- 
tent. 

Je  me  bornerai  donc  à donner  les  indications  générales  qui  sui- 
vent et  A renvoyer  ceux  qui  voudraient  faire  de  la  photographie  de 
ce  genre  aux  ouvrages  de  MM.  Moitessier  ' et  Jules  Girard*. 

Ciô.  En  février  IS-iO,  M.  Donné  fil  présenter  A l’Académie  des 
sciences  des  images  photographiques  des  objets  nalurcls  grossis 
par  un  microscope  solaire,  dont  le  corps  éclaiUant  était  remplacé 
par  la  petite  masse  de  chaux  sur  laquelle  s’opère  la  combustion  du 
gaz  oxy-hydrogène’.  l’eu  après,  il  montra  des  images  photogé- 
niques d'objets  inicrosco|ii(|ues  obtenues  avec  le  microscope  com- 
posé oiilinaire,  dont  on  enlève  l’oculaire  pour  recevoir  l’image 

' Moitessier,  Ijt  phoiufjraphie  appliquée  aux  recherches  microscopiques.  Paris, 
ISiiti.  iii-12,  avec  planclie.«. 

* J.  Girarü.  l.n  chambre  uoire  et  te  microscope^  photographie  pratique. 
Paris,  ISO'J,  iii-12. 

■"  Donne,  Comptes  reiulus  îles  séances  île  l'Académie  des  sciences.  Paris,  184  ’, 
t.  X,  p.  ‘i88-28'J. 
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gur  une  plaque  daguerrienne  iodurée’.  La  lumière  employée  était 
celle  du  soleil  reçue  direelement  ou  par  l'intermédiaire  d'un  liélios- 
tat  sur  le  miroir  réflecteur.  Kn  1845,  M.  Donné  lit  paraître  avec 
Foucault  un  atlas  renfermant  86  figures  prises  surplaqiics  dagueU' 
riennes  et  reproduites  par  la  gravure.  Iteaucoup  de  ces  photogra- 
phies sont  celles  d'objets  frais,  tels  que  des  épithéliums,  des  glo- 
bules de  pus  et  même  des  ovules  (|ue-je  préparais  alors  pour  ces 
savants 

Le  0 mars  1840,  Vincent  Chevalier  présenta  égalementâ  1'Ae.adé. 
mie  des  sciences  une  série  d'épreuves  daguerriennes,  d'objets  am- 
plifiés é l'aide  du  microscope  solaire  tels  que  la  cornée  de  la  mouche, 
des  globules  du  sang,  une  tranche  de  jonc,  l'écaille  de  la  perche. 
I.e  6 avril  de  la  même  année,  il  présenta  au  même  corps  sa- 
vant, des  épreaves  du  Sarcopte  de  la  gale  de  l'homme  grossi  de 
1 45  fois*. 

Dés  l'origine  aussi  do  la  photographie,  Charles  Chevalier  adapta 
;'i  ses  microscopes  une  ]>yramide  de  hois  remplaçant  le  tube  de  l’in- 
strumenl  ; à l'une  des  extrémités  pouvaient  se  visser  les  lentilles, 
l'autre  recevait  à volonté  une  glace  dépolie  pour  mettre  au  point, 
ou  une  glace  sensible  pour  fixer  l'image. 

Cet  appareil,  il  estvrai,  donnait  des  résultats;  mais  comme  on  se 
servait  de  la  lumière  ordinaire,  il  fallait  un  temps  très-long  pour 
obtenir  des  images. 

644.  I.a  lumière  solaire  peut  seule  donner  le  moyen  d'obtenir 
d'utiles  photographies  d'objets  microscopiques. 

Le  microscope  solaire  étant  disposé,  l'image  sera  reçue  sur  un 
écran  formé  de  papier  blanc  tendu.  Le  mieux  est  de  placer  sur 
un  support  convenable,  un  coffre  de  chambre  noire  photographi- 
que. L'extrémité  inférieure  porte  une  glace,  sur  laquelle  on  a collé 
une  feuille  do  papier;  celte  glace,  posée  dans  un  cadre  de  hois, 
peut  s'enlever  et  être  remplacée  par  le  chAssis  tenant  la  glace  collo- 

* Donn^,  ComfUe*  remlundcs  sranvcH  de  l'Académie  des  svienceti.  Paris.  1840, 
l.  X,  |>.  5ÎSJ  007  Pi  dans  PujariiiTi,  l'Ohscrvatear  nu  Microscope.  Vans, 

p.  51. 

* Donné  et  !..  Koucault,  Cour»  de  Microscopie.  Atlas,  exécuté  d’après  nature 
au  microscope  dag^uméolype.  Pajûs,  18 15,  in-folio. 

* V.  Clievallier,  Imayes  photoyèuiifucs  d’ohjcU  microscopiques.  Comple.s-rcudus 
des  séances  de  l’ Académie  des  sciences,  l'ari?,  1840,  t.  X.  ji.  4‘i5  et  583.  Voir 
aussi  Bayani,  lùid.^l.  IX,  1859,  page554  De  In  reproduction  par  les  jrrocédés 
phoDtgeaphiques  des  imaqcs  grossies  des  objets  soumis  au  microscope  solaire.  — 
Tiirpiii,  i’iir  l'application  du  daguerréoDjpe  à la  représentation  des  objets  <r/ijs- 
toire  naturelle.  {Ibid.,  1840,  t X.  p.  587. 
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dionnée.  On  peut  prendre  l’image  à toutes  distances  de  l’objec- 
tif ; en  général,  c’est  entre  50  et  80  centimètres  qu’on  place 
l’écran.  On  met  au  point,  en  faisant  mouvoir  la  vis  de  rappel  de 
rinstrument  et  en  regardant  sur  l’écran.  Aveu  le  collodion  humide 
le  temps  de  pose  est  presque  instantané  pour  les  objectifs  faibles, 
si  on  prend  directement  la  lumière  du  soleil.  Les  procédés  du  col- 
lodion sec  ralentissent  un  peu  l’action  photogénique  ; elle  est  encore 
plus  lente  avec  l'albumine.  (Voyez  les  différents  traités  de  photo- 
graphie usuelle  à l’égai’d  des  divers  degrés  d'impressionnabilité  des 
substances  sous  l’influence  des  espèces  de  lumières  qu’on  peut  em- 
ployer). 

En  fixant  l’image  négative  sur  une  plaque  en  verre  recou- 
verte de  collodion  iodurô,  on  a fait  faire  un  grand  progrès  à 
l’art  photographique  ; Frey  a reçu  de  Paris  un  grand  nombre  de 
dessins  micro-photographiques  qui  ont  été  en  partie  obtenus  avec 
des  grossissements  très-forts,  par  Lackerbauer.  Depuis  quelques 
années,  llessling  et  Kollmann  se  sont  associés  avec,  Albert,  photo- 
graphe de  .Munich,  et  publient  un  atlas  composé  de  feuilles  photo- 
graphiées qui  mérite  les  plus  grands  éloges.  Plus  tard,  le  profes- 
seur Gerlach,  a publié  un  bon  ouvrage  sur  la  photographie  comme 
auxiliaire  dans  les  recherches  microscopiques'.  Bealc  a traité  le 
même  sujet  avec  une  grande  extension. 

On  emploie,  pourréclairage,  une  lumière  concentrée,  parallèle, 
fournie  par  les  miroirs  concaves,  mis  en  rapport  avec  une  lentille 
convergente  piano-convexe.  11  est  bon  de  recourir  à des  diaphrag- 
mes cylindriques  ayant  de  petites  ouvertures,  quand  on  veut  obti*- 
nir  des  grossissements  considérables,  ün  se  sert  des  systèmes  d’ob- 
jectifs ordinaires,  mais  avant  d’en  faire  usage,  il  faut  les  nettoyer 
avec  la  plus  minutieuse  attention,  car  chaque  parcelle  de  poussière 
]iroduit  une  tache  dans  l'image  négative. 

On  peut  changer  facilement,  et  à peu  de  frais,  comme  l'a  montré 
Gerlach,  un  microscope  composé  en  appareil  micro-photographique, 
fonctionnant  avec  la  lumière  solaire  (lig.  152),  On  enlève  l’oculaire, 
et  on  fixe,  sur  le  tube  du  microscope,  l’appareil. photographique  con- 
sistant eu  une  caisse  en  bois  (fig.  1.52,  II),  une  allonge  à soufflet  et 
supportée  par  dos  pieds  A .C’est  à l'extrémité  supérieure  do  celte  caisse 
qu’on  glissera  la  plaque  de  verre  (en  II),  destinée  à recevoir  l’im- 
pression do  la  lumière.  L’écran  1)  ou  cadre  en  bois  peut  porter  un 

' Gci'ladi.  De  In  iilinlograjilitf  commf  niixilinire  tianf  hs  rrcherrhes  micin- 
trupiqueà.  U’i()ïi(.'.  1H02. 
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papier  huilé  el  transparent,  au  lieu  de  la  feuille  de  verre  dépoli 
d’un  appareil  ordinaire.  Four  le  priver  de  lumière  pendant  l’opéra- 
tion, on  se  sert  (lu  drap  noir 
habituel  enveloppant  la  tête. 

On  remplace  parfois  la  capsule 
en  cuivre,  couvrant  l’objectif 
d'un  appareil  ordinaire,  par 
une  tablette  horizontale  et 
noire  qui  glisse  entre  le  miroir 
et  la  lentille  convergente  du 
microscope. 

Une  chaleur  de  14  à 18  de- 
grés Réaumur  est  la  plus  con- 
venable pour  l'opération.  Le 
temps  nécessaire  diffère  natu- 
rellement selon  l’intensité  de  la 
lumière  ; il  augmente  suivant 
la  force  des  grossissements 
employés,  et  varie,  d’après  les 
observations  de  Gerlach, quand 
on  opère  en  plein  soleil,  entre 
,5  secondes  (pour  des  objets 
grossis  de  5 à 25  fois)  el  40  sc- 
(tondes  (pour  les  objets  grossis 
de 250  à 300  fois).  Afin  d’obte- 
nir une  image  dont  on  puisse 
se  servir,  il  faut  procéder  avec 

Il  I • . Fie.  ITiî.  — Anparoil  veiliral.  Kt^;:los  A 

Ifi  plus  ^râTUl  soin,  Pt  no  pos  ronllssi*  Mip[ior(ant  la  cliamhre  noirp.  h. 

oublier  iin’on  ne  peut  guère  se  5 ouvciiure  lairrnic.  c.  ronc  de  i.i 

* ,,  ■ * ^ . . ralloiiyc.  D.  Glace  dépolie. 

dispenser  d ajuster  une  vis  mi- 
crométrique au  microscope  photographique,  à côté  de  l’entonnoir 
ci-de.ssus  mentionné. 

045.  Il  est  important  de  n’avoir  dans  le  champ  visuel  qu’un 
petit  nombre  de  corps  ; quelques  globules  de  sang,  par  exemple, 
et  quelques  cellules  épithéliales  suffisent.  Les  tissus  épais  exigent 
les  divisions  les  plus  fines.  Les  objets  à contours  piles  demandent 
des  ombres  plus  prononcées.  Ailssi,  des  préparations  conservées  dans 
le  baume  du  Canada  ou  dans  la  glycérine  ne  conviennent  guère  dans 
le  cas  présent.  Mais  on  peut  remédier  à cette  pileur  avec  la  tein- 
ture de  carmin.  Iles  préparations  à injections,  faites  avec  du  car- 
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inin  ou  du  bleu  de  Prusse,  fournissent  de  très-belles  im.iges.  Ger- 
bicli  en  a produit  qui  possédaient  leur  coloration jiaturclle. 

Si,  eu  même  temps  que  l’objet  et  avec  le  même  objectif  on  photo- 
graphie un  micromètre  dont  la  division  est  connue,  on  pourra  faci- 
lement, à l’aide  d’un  compas,  déterminer  exactement  la  grandeur 
(le  l’image  représentée. 

Quand  il  s’agit  de  photographier  des  objetsplus  considérables  et 
h un  grand  nombre  d’exemplaires,  ces  sortes  de  micro-photogra- 
phies conviennent  moins,  attendu  qu’il  est  impossible  d’éviter  une 
dissemblance  avec  l’objet  primitif.  Elles  sont,  au  contraire,  très- 
bonnes  employées  comme  objets  d’enseignement.  Mais,  d'après  ce 
que  nous  connaissons  des  objets  microscopiques  qui  ont  été  photo- 
graphiés jusqu’é  ce  jour,  il  semble  douteux  qu’on  puisse  utiliser, 
pour  les  corps  de  texture  très-délicate,  ces  sortes  d’images.  Nous 
exceptons  de  ce  jugement  la  photographie  obtenue,  ù l’aris,  par 
M.  Lackerbauer,  et  représentant  le  Pleurosigma  angulatum  et  par 
M.  Moitessier,  !\  Montpellier  (voy.  Moitessier, /oc.  c//.,pl.  II). 

Ou  U obtenu  des  images  tellement  petites  (|u’une  forte  loujie, 
quelquefois  même  le  microscope  devient  indispensable  pour  les 
inetlrc  en  évidence.  Le  précipité  d’argent  est  tellement  lin  qu'il 
faut  employer  de  tiTS-forts  grossissements  pour  le  rendre  percep- 
tible. Cesphoiographies-miniatures  ont  conduitGerlach  à se  servir  de 
l'art  photographique  alin  d’arriver  à un  grossissement  gradué  dans 
l(?s  recherches  microscopiques. 

C’est  ainsi  que  la  première  épreuve  négative  d’un  objet,  obtenue 
à l’aide  du  microscope,  est  soumise  à ini  nouveau  degré  de  grossis- 
sement. On  a,  de  la  sorte,  une  deuxième  image  de  l’objet  en  clair- 
obscur,  qui  ne  pourrait,  par  celte  raison,  être  changée  en  une 
image  négative  à un  aulre  grossisseuient,  qui  donne,  à son  tour, 
une  troisième  image,  analogue  à la  première  quant  au  clair-obscur. 
On  pourra  augmenter  le  grossissement  jusqu’à  ce  que  le  précipité 
d’argent  devienne  perceptible.  En  diluant  les  solutions  photogra- 
phiques, et  en  recourant  dans  de  certaines  conditions  à l’usage  de 
la  plaque  de  verre,  si  sensible  à lumière,  il  est  possible  de  retarder 
coiisidèrablenienl  cette  perception  (vov.  Frey,  loc.cit.,  1867,  p.  52 
à 56). 

6-16.  Parmi  les  travaux  publiés  des  premiers  à l’aide  de  procédés 
de  ce  genre.  Il  faut  citer  l’admirable  mémoire  de  Dean  (On  the 
gray  substance  of  the  meilulla  oblongata,  etc.,  Washington,  1864, 
iu-4“),  accompagné  d’un  atlas  de  figures  photographiques  dont  la 
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perfection  n’a  pas  étfs  notablement  dépassée.  M.  Luys  a également 
présenté  à diverses  sociétés  savantes  des  photographies  des  plus 
démonstratives  de  coupes  minces,  touchant  la  structure  de  diver- 
ses parties  du  cerveau,  du  cervelet,  etc.  Beale,  dans  un  travail 
remarquable  {ün  lhe  Liver,  London,  l8àC,  iii-8'’),  a bien  anté- 
rieurement reproduit  aussi  par  des  photographies  d’une  grande 
netteté  ses  belles  préparations  sur  la  constitutiou  du  foie.  Mais 
beaucoup  do  ces  reproductions  pâlissent  depuis  quelques  années, 
bien  (|u’enfermées  dans  le  corps  du  livre,  au  point  de  faire 
craiinh-e  qu’elles  ne  puissent  plus  être  étudiées  dans  dix  ou  vingt 
années. 

lloudanovski  a publié  (Pari.s  1868,  in-8  ’;  et  atlas  in  folio,  et  2"  édit. 
1870)  un  fort  bel  allas  photograpbiquc  de  préparations  faites  sur  le 
tissu  nerveux  à l'étal  frais,  sans  qu’il  ait  été  soumis  ni  à la  dessicca- 
tion, ni  à l’action  des  matières  colorantes  ou  d'autres  réactifs,  avec 
aussi  la  représentation  de  préparations  faites  sqr  du  tissu  nerveux 
soumis  préalablement  à l’action  de  divers  .agents.  Ses  coupes  ont  été 
pratiquées  sur  du  tissu  nerveux  congelé  et  à la  température  de  — 
11“  R.,  et  avec  le  couteau  à double  tranchant  ; par  ce  moyen  on  a 
le  tissu  dans  son  état  normal.  Si  la  pré|i^'ation  est  faite  à une  tem- 
pérature plus  basse,  le  tissu  nerveux  subit  quelques  modifica- 
lions  pouvant  aller  depuis  la  simple  dissociation  des  éléments  jus- 
qu’à leur  rupture,  et  déterminées  par  la  formation  de  cristaux  de 
glace.  Mais  cette  action  même  peut  devenir  utile  et  permettre  de  re- 
connailro  la  nature  de  certains  éléments  ; ainsi,  la  figure  6,  plan- 
che XV  de  son  allas  représente  une  coupe  de  la  moelle  épiniére  qui 
a macéré  pendant  peu  de  temps  dans  une  solution  étendue  d’acide 
chromique,  puis  a été  congelée.  L’acide  chromique  a diminué  le 
volume  des  cellules  ; celles-ci  paraissent  comme  entourées  d'une 
lacune,  mais  ces  lacunes  ne  sont  duos  qu’à  l'action  exercée  par  l'a- 
cide chromique  sur  les  cellules  nerveuses  uniqiiemçnl,  lesquelles 
sont  mises  à nu,  ainsi  que  leurs  prolongements  anastomosés  les 
uns  avec  les  autres.  Si  l'ou  prolonge  l'.action  de  l’acide  chromique, 
ou  si  l'on  soumet  la  pièce  à une  plus  basse  température,  ces  pro- 
longements et  ces  anastomoses  n’apparaissent  pas  ; il  y a en  effet 
alors  rupture  des  prolongements. 

L’image  photographique  peut  être  faite  de  deux  manières  : par 
transparence,  en  faisant  passer  les  rtiyons  lumineux  à travers  la 
pièce  à photographier, — par  réflexion,  en  plaçant  un  écran  noir 
derrière  la  préparation  éclairée  par  la  lumière  du  soleil.  L’interpo- 
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silinii  (lo  col  tVran  modifie  considoralilrnienl  l'imago  ; los  doux 
subbtanoos  grise  ol  lilaucho  se  montrent  plus  nettement  séparées, 
et  cela  est  du  à ce  que  la  substance  grise  prise  dans  son  ensemble, 
est  douée  d’une  transparence  plus  parfaite  que  la  substance  blan- 
che; l'écran  noir,  par  conséquent,  agit  plus  sur  celle  substance, 
dont  l'image  ne  se  forme  sur  le  négatif  qii'aprés  celle  de  la  substance 
blanche.  Dans  les  images  obtenues  par  réflexion,  les  deux  substan- 
ces sont  plus  nctlemenl  séparées  l'une  de  l'autre  que  dans  pelles 
qui  sont  ubienucs  par  transparence,  mais  par  contre,  le  détail  dos 
éléments  y est  beaucoup  moins  évident. 

Les  images  photographiques  peuvent  être  (ditenues  à la  lumière 
blanche  comme  à une  lumière  colorée  nionocliromatique.  Brewsler, 
1e  premier,  a proposé  de  recourir  à l'emploi  de  la  lumière  niono- 
cliromatique,  puis  Abat  comte  Castracan,  en  186i,  après  lui  Moiles- 
sier  {loc.  cil  ),  et  enfin  Benecke  l'ont  utilisée,  flincim  de  ces  savants 
recommandait  une  seule  lumière,  exclusivemenl,  en  se  fondant  sur 
son  action  chimique  spéciale.  Boiidanovski  emploie  les  différents 
rayons  lumineux,  et  son  choix  est  déterminé  par  la  nature  de  la 
préparation,  la  coloration  employée  et  le  but  que  nous  nous  pro- 
posons. Il  obtient  une  lumière  moiiochromatiqiie  eu  interposant 
sur  le  passage  des  rayons  lumineux,  soit  un  prisme,  soit  un  verre 
coloré;  mais  il  préféré,  les  cuvettes  recommandées  par  Moilessier 
(de  .Montpellier),  car  on  peiil  ymeltie  des  liquides  colorés,  et,  à 
différents  degrés  de  concentration,  mieux  régler,  par  conséquent,  la 
lumière.  Pour  obtenir  une  lumière  jaune,  il  se  sert  d'une  solution 
d'aniline  jaune;  pour  une  lumière  bleue,  d'iiiic  solution  de  sulfate 
de  cuivre  ; pour  une  lumière  verte,  d’une  solution  d'acétate  de 
cuivre,  additionnée  d’nii  peu  d'aniline  jaune. 

Pour  que  l’image  photographique  soit  bonne,  pour  que  les  diffé- 
rences dans  la  transparence  des  éléments  soientbien  évidentes,  il  faut 
qiielaphotograpliiesefassc  lentement.  Nous  avons  vu  qu'en  plaçant 
un  écran  noir  derrière  la  préparation,  on  obtient  une  image  où  les 
deux  substances  grise  et  blanche  du  cerveau  sont  bien  neltenient  sé- 
parées ; on  arrive  au  même  résultat  en  photographiant  par  transjia- 
rence,  avec  une  lumière  mouochromaliqiie.  La  coloration  donnée  à 
la  pièce  détermine  la  lumière  monochromatique  que  l'on  doit  em- 
ployer. C'est  par  la  lumière  blanche  que  l'image  photographique 
négative  se  forme  le  plus  vile,  quand  l’objet  est  incolore,  |)uis  vien- 
nent les  lumières  verte,  jaune  cl  orange,  toutes  données  qui  con- 
courent encore  à déterminer  la  lumière  à employer.  Los  éléments 
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iiervoux  d’une  préparation  non  colorée  différent  Irés-peu  au  point 
de  vue  de  leur  Iranspareiice  ; on  ne  pourra  donc  pas,  dans  ce  cas, 
obtenir  de  bonne  image  pliotograpliii|ue  à la  lumière  blanclie  ; il 
faudra  avoir  recours  à une  lumière  monochromatique.  Il  en  sera  de 
mémo  lorsque  la  pièce  aura  été  traitée  par  une  matière  colorante 
qui  n’augmente  que  peu  les  différences  de  transparence  des  élé- 
ments. Le  rouge  tianiline  (V.  p.  ô‘iü)  donne  la  meilleure  colora- 
tion pour  étudier  les  rapiwiis  des  éléments  anatomiques;  mais 
les  pièces  ainsi  colorées  ne  peuvent  être  bien  photographiées 
à la  lumière  bluuche;  il  faut  employer  la  lumière  monochroma- 
tique. 

047.  Si  l'on  excepte  les  circonstances  de  l'ordre  de  celles  dont  il 
vient  d’étre  question  et  quelques  autres  analogues,  dans  lesquelles 
les  représentations  photographiques  des  objets  microscopiques  peu- 
vent avoir  quelques  avantages,  jamais  elles  ne  pourront  remplacer 
le  dessin.  La  raison  principale  est  que  le  microscope  ne  montre 
très-exactement  que  les  objets  et  leurs  dispositions  qui  se  trouvent 
situés  dans  un  plan  inathématique  parallèle  à la  coupe  transversale 
des  lentilles,  et  que  l’observateur  est  obligé  de  procéder  pour  les  voir 
netlcmcut,  comme  nous  venons  de  le  dire  plus  haut  (p.  lil  à44‘2). 
Il  résulte  de.  là  que  les  objets  qui  sont  au-dessus  et  au-dessous  de 
ce  )>lan,  dont  par  conséquent  les  contours  ne  sont  pas  nette- 
ment visibles,  sont  projetés  et  représentés  ensend)lc  sur  un  même 
plan,  c'est-à-dire  à la  surface  de  la  plaque  phutographii|uc.  Là,  ils 
sont  superposés  de  façon  que  ceux  qui  n’étaient  pas  au  foyer  de 
l’objectif  masquent  la  reproduction  de  ceux  qui  s’y  trouvaient,  tan- 
dis que  le  dessin  fait  dans  les  conditions  rappelées  plus  haut 
(p.  492)  n’a  pas  ces  inconvénients.  .Sous  ce  rapport,  les  photogra- 
phies microscopiques  exigent  une  étude  du  genre  de  celles  que  de- 
mandent les  préparations  elles-mêmes,  pour  (|u’on  arrive  à discerner 
ce  <|ui  était  au  foyer  de  ce  qui  ne  s’y  trouvait  pas.  .\joutons  que 
cette  étude  ne  rend  jamais  aux  conlours  des  granules  intérieurs  des 
cellules,  etc.,  la  netteté  qu’ils  ont  et  qu’on  peut  constater  en  se  ser- 
vant de  la  vis  micrométri(|ue,  mais  que  par  les  raisons  précédentes 
la  photographie  ne  reproduit  pas. 

Le  dessin,  en  outre,  ne  représente  pas  les  corpuscules  étrangei-s 
à l’objet  préparé,  taudis  que  la  photographie  les  reproduit  aussi 
bien  (pic  l’objet  lui-méme  et  souvent  leur  image  est  projetée  sur 
celle  des  plus  importants  détails  de  ce  dernier  qu’elle  masque  com- 
plètement ou  en  partie;  ce  fait  s’ajoute  aux  précédents,  pour  nuire 
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;i  la  clarlê  de  la  représentation  qui  est  le  but  qu’on  se  propose 
dans  toute  reproduction  {;raphiquc. 

Le  dessin  élimine  on  outre  de  la  représentation  les  phénomènes 
dus  à la  dispei'sioii  de  la  lumière  qui  font  que  l'image  des  corpus- 
cules graisseux,  amylacés  et  autres  est  entourée  d'une  auréole  co- 
lorée qui  n'appartient  pas  à l’objet,  qui  est,  de  fait,  située  dans  le  li- 
quide entourant  celui-ci  et  non  sur  lui.  Or  la  photographie  les 
reproduit  aussi  bien  ((ue  le  corps  lui-même  et  no  pei'inet  pas  tou- 
jotirs  de  bien  discerner  le  contour  réel  de  l'objet,  comme  on  peut 
le  faire,  au  contraire,  en  se  servant  de  la  vis  micrométrique. 

Les  articulés  microscopiques,  tels  (pie  les  acariens,  les  anné- 
lides,  etc.,  offrent  de  nombreux  détails  morphologiques,  qui  sem- 
blent appeler  la  représentation  pbotngrapliiqne  do  préférence  nu 
dessin  qui  prend  toujours  un  temps  fort  long;  mais  la  reproduction 
sur  un  seul  plan  des  faces  supérieure  et  inférieure  du  corps  fait 
que  les  dispositions  anatomiques  ainsi  superposées  ne  peuvent  plus 
être  interprétées  exactement,  tel  détail  appartenant  à la  face  supé- 
rieure pouvant  paraître  propre  à la  face  inférieure  et  réciproque- 
ment. 

Dans  la  pliqiart  dos  circonstances  iirécédentos,  ce  sont  seulement 
les  parties  bien  venues  sur  t’éprouve  |)botogra|diique  qu’on  peut 
utiliser,  comme  l'a  tait  M.  Donné  *,  en  les  faisant  graver  ou  litho- 
graphier à l'exclusion  des  autia^s.  En  sorte,  (ju'en  fin  de  compte  on 
n’a  guère  plus  d’avantage  à procéder  ainsi  qu’à  se  servir  immédia- 
tement du  dessin. 

.VIIT.  IV.  DE  1.A  rnOIECTIOX  DES  IMAGES  MICROSCOPIQl’ES  DESTINÉES 

A LA  DÉMOPiSTlI.ATlO.V  DAMS  l’eSSEICXEMEM. 

648.  Il  est  aujourd’hui  possible  d’obtenir  sur  une  surface  blanche 
la  projection  de  l’image  des  objets  grossis  à l’aide  du  microscope, 
de  manière  à la  rendre  visible  pour  tous  les  auditeurs  d’un  cours  à 
la  fois,  de  manière  aussi  à ce  que  la  description  puisse  être  faite  et 
suivie  sur  celte  image  comme  si  chacun  avait  l'objet  sous  h’s  yeux, 

l)e  I8il  à 184Ô,  j'ai  vu  M.  Donné  consacrer  qiiebiiies  lec-ons  de 
son  Cours  (le  micro-tcoiùe  à la  démonsiralion  du  trajet  du  sang  dans 
les  capillaires,  à l'étude  des  épithéliums,  des  globules  rouges  du 
sang,  à celle  des  anguillules,  du  sarcopte  de  la  gale,  etc.,  en  se 
servant  de,  cette  méthode  (voy.  page  174). 

* üoiiiio,  [llnx  f/ii  cour*  </e  Microsce/n’c,  exéciiU' il'api'&i  n.iliirc  an  microscope; 
Paris,  ISiO. 
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Celle  inélliode  n'esl  poiirlanl  encore  adoplée  nulle  pari  dans  ren- 
seignement comme  elle  pourrail  l’èlre,  depuis  les  pcrfeclionnc- 
menls  apporlés  par  M.  Diiboscq,  de  Paris,  lanl  aux  moyens  d'éclai- 
rage qu'à  la  monlure  des  microscopes  qu'il  conslriiil  dans  ce  but, 
à la  disposilion  de  la  cuve  deslinée  à prolégcr  la  préparation  contre 
l'action  caloriliqiie  de  la  source  lumineuse  oxy-hydrique  ou  élec- 
trique. 

L’emploi  de  ce  moyen  de  démonstration  est  applicable  à la  pliy- 
■siologie,  à la  zoologie  et  à la  botanique  descriptive,  aussi  bien  qu'à 
l’anatomie  générale.  11  exige  un  am])liitliéàtre  construit  de  manière 
à ce  qu’une  large  surface  plane  et  blanche  destinée  à recevoir  l'i- 
mage projetée  soit  visible  poui  tous  les  auditeurs,  et  de  laçon  que  le 
démonstrateur  puisse  en  approcher  pour  montrer  du  doigt  ou  de  la 
baguette  chaque  détail  anatomique.  11  faut  aussi  que  ce  dernier  ail 
sous  la  main  le  rohincl  du  compteur  à gaz  réglant  tout  l'éclairage 
de  la  salle,  de  manière  à la  transformer  en  chambre  noire,  comme 
l'exigent  les  projections  de  ce  genre.  Cette  disposition  existe  déjà 
dans  beaucoup  des  amphithéâtres  modernes  de  Londres,  d'Oxford, 
de  .Stockholm,  d'I’psal,  etc.  11  faut  noter,  du  reste,  que  l'ex- 
tinction des  becs  et  l'obscurité  complète  lie  sont  pas  nécessaires,  ce 
qui,  joint  à la  lumière  réfléchie  par  le  tableau  à projection,  per- 
met d'y  voir  encore  assez  pour  écrire. 

Quant  à la  source  de  la  lumière,  on  sait  que  tes  lampes  au  magné- 
sium ont  une  lumière  qui  tombe  ou  sautille  trop  souvent  ponr(]u’etle 
soit  applicable.  La  lumière  oxy-bydrique  obtenue  à l'aide  du  gaz  de 
l’éclairage  est  trés-convcnable  pour  les  salles  destinées  à recevoir 
cent  cinquante  à deux  cents  auditeurs;  mais  pour  les  amphithéâ- 
tres plus  grands,  la  lumière  électrique  est  nécessaire.  On  sait 
que,  sous  rintluence  de  celle-ci  , la  cornée  devient  fluores- 
cente ; d'où  une  fatigue  rapide  des  yeux  dans  cet  ordre  d’étude , 
et  même  parfois  la  production  de  kératites,  si  le  profes.seur  ou 
ses  aides,  obligés  de  fixer  par  niomenls  la  source  lumineuse,  n'oiil 
pas  le  soin  de  se  servir  de  lunettes  eu  verre  d'iirane. 

Dans  tous  les  cas,  la  perle  de  lumière  est  telle,  (|u’on  ne  lient  se 
servir,  dans  ces  déinonstralions,  que  d'objectifs  d'ini  pouvoir  ain- 
plitiant  ne  dépassant  pas  2Ô0  à 300  diamètres.  Du  reste,  l'image, 
des  corpuscules  est  d’autant  |iliis  élargie,  qu'elle  est  projetée  sur 
un  plan  plus  éloigné  de  l'objectif. 

Les  préparations  épaisses,  celles  qui  contiennent  des  objets  pla- 
cés les  uns  au-dessus  des  antres  sur  divers  plans,  donnent,  comme 
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dans  le  cas  de  la  pliolograpliie,  des  images  confuses  pai  suile  de 
leur  superposition  sur  une  même  surface,  il  en  résulte  que  pour 
l’élude  de  la  plujiurt  des  élémenis  anatomiques,  des  tissus,  des  or- 
ganes microscopiques  normauï' ou  morbides,  il  faut  donner  les  dé- 
monstrations de  ce  genre,  non  en  se  servant  directement  des  pré- 
paralions  cpii  les  contiennent,  mais  d'après  une  collection  faite 
d’avance  de  |)hotogra|diies  sur  verre  représentaut  les  objets  dont  la 
description  est  le  sujet  du  cours.  Ces  pliotographics,  déjà  faites  à 
tel  ou  tel  grossissement,  sont  ensuite  placées  au  foyer  de  quelque 
objectif  plus  ou  moins  faible  permettant  l’emploi  de  l’éclairage  et 
du  système  de  projection  dont  il  vient  d’être  parlé,  fa's  photogra- 
phies peuvent  être  celles  de  la  préparation  anatomique  inêiiie, 
(piand  elle  s’y  prête,  ou  mieux  encore  celle  d'un  bon  dessin  des 
parties  qu'il  s’agit  de  faire  connaître.  Les  essais  de  fi.  lJuboscq  cl 
Nacliet  faits  depuis  18ô5  à la  Faculté  des  sciences  de  Paris  et  par 
Lackerbaiier  ne  laissent  pas  de  doute  à cet  égard.  La  descrip- 
tion et  la  démonstration  peuvent  de  la  sorte  être  données  simul- 
tanément, avec  une  précision,  une  exactitude  et  une  rapidité 
qui  l’emportent  de  beaucoup  sur  celles  de  tous  les  autres  modes 
d’enseignement  de  laboratoire. 

II  faut  signaler  cependant  que  la  démonstration  du  cours  du 
sang  dans  les  divers  organes  des  batraciens  choisis  à cet  effet  peut 
être  aisément  donnée;  la  direction  du  courant  est  nettement  saisis- 
sable,  bien  que  le  contour  des  globules  et  même  celui  des  capil- 
laires reste  diffus  pour  le  plus  grand  nombre,  parce  que  l’on  ne 
peut  pas  birii  le  mettre  au  foyer. 

Les  préparations  des  animaux  et  des  plantes  microscopiques 
peuvent  aussi  directement  servir  aux  démonstrations  zoologiques 
et  botaniques  do  ce  genre,  parce  que  le  contour  du  corps  et  de  ses 
principales  divisions,  (pii  sont  ici  les  choses  essentielles,  donnent 
une  image  assez  nette.  Il  en  est  de  même  encore  des  préparations 
de  beaucoup  des  oi’ganes  ebitineux  ou  calcaires  des  articulés,  des 
mollusques,  des  radiaires,  etc.  Ces  préparations  sont  habituelle- 
ment disposées  par  les  comslructeurs  au  nombre  de  fi  à 4 dans  des 
porte-objets  ornés  de  lames  de  bois  dur  percées  à cet  effet,  qui 
portent  le  nom  de  fiches.  Mais  quand  il  faut  donner  la  description 
précise  di's  détails  anatomiques  de  ces  divers  êtres  microscopiques, 
il  faut  recourir  à l’artifice  qui  vient  d'être  indiqué  à propos  des 
élémenis  anatomiques. 
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CHAPITRE  VI 


Sur  la  manière  de  décrire  laa  objela  vna  eona  la  microacope. 


549.  Nous  avons  vu  précédemment  (page  496)  que  le  dessinateur 
n'imite  pas  à proprement  parler  les  objets,  mais  les  transforme.- 
Quand  il  s’agit  d’objets  microscopiques,  par  exemple,  il  transforme 
en  un  trait  le  contour  pâle  homogène  d’une  image  projetée  sur  sa  ré- 
tine, trait  ne  faisant  qu’un  avec  la  surface  ou  masse  qu’il  limite,  et 
cette  masse  parait  plus  claire  ou  plus  foncée  que  ce  contour,  selon  la 
nature  des  effets  de  réfraction  qu'elle  cause.  11  transforme  ce  contour 
en  un  trait  de  crayon  ou  de  pinceau  différent  de  ce  que  ce  trait  cir- 
conscrit : et  il  en  est  ainsi  pour  toutes  les  autres  particularités  qu’il 
peut  figurer  relatives  aux  surfaces  limitant  la  masse  de  l’objet,  etc. 
Le  dessin  n’est  donc  qu’une  transformation  en  signes  plus  ou 
moins  accentués  des  dispositions  géométriques  des  objets,  de  leur 
couleur,  des  effets  de  réfraction  ou  de  réflexion  qu’ils  exercent 
sur  la  lumière,  mais  non  de  leur  consistance,  de  leur  élasticité  et 
autres  attributs. 

Aussi  celui  qui  a vu  les  objets  qu’il  dessine  n'a  aucunement  la' 
prétention  de  les  reproduire,  de  les  représenter,  ce  qui  est  im- 
possible, mais  seulement  de  rappeler  certains  de  leurs  attributs 
géométriques  et  physiques  pouvant  susciter  de  nouveau  une  partie 
des  idées  que  la  vue  même  des  objets  avait  fait  naître.  Le  meilleur 
dessin  est  donc  celui  qui  rappelle  le  mieux  les  objets  déjà  vus;  mais 
la  vue  des  contours,  des  couleurs  et  des  surfaces  qu’il  met  sous  les 
yeux  du  lecteur  au  lieu  des  corps  même  ayant  trois  dimensions,  etc., 
ne  peut  exempter  de  l’observation  directe  de  l’objet  même.  Tant  que 
l’on  n’a  pas  vu  et  louché  ce  dernier,  le  dessin  ne  constitue  autre  chose 
qu’un  moyen  d’en  faciliter  l’étude,  mais  ne  peut  remplacer  celle-ci. 

650.  Une  description  est  plus  encore  que  le  dessin  une  simple 
transformation  de  la  réalité  en  signes  conventionnels,  mais  non  la 
réalité  même.  Par  cette  transformation,  on  cherche  à susciter  dans 
l’esprit  du  lecteur  des  impressions  correspondant  à celles  que  la 
vue  et  le  toucher  des  objets  ont  produites.  Mais  quelque  parfaite 
que  puisse  être  cette  description,  sa  lecture  ne  pourra  jamais  rem- 
placer l’observation  directe.  L’une  des  raisons  de  ce  fait  est  que  la 
description  ne  rappelle  que  successivement,  les  notions  relatives  à 
chaque  caractère  de  forme,  de  volume,  de  situation,  de  couleur, 
C.  Rotm.  Hicroscope.  33 
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de  consistance,  etc...,  et  cela  dans  un  ordre  plus  ou  moins  ortili- 
ciellement  choisi,  tandis  que  la  vue  de  l’objet  môme,  les  soulève 
toutes  simultanément. 

Ce  dernier  fait  résulte  à son  tour  de  ce  que  les  objets  étudiés  sous 
le  microscope  ne  sojit  pas  vus  à l’aide  de  la  lumière  rélléchie  par 
leur  surface  seulement,  comme  le  sont  les  corps  que  nous  avons 
communément  sous  les  yeux. 

Nous  savons  déjà  qu’ils  sont  observés  à l’aide  de  la  lumière  qu’ils 
transmettent  et  réfractent  par  toute  leur  épaisseur,  de  telle  sorte 
que  de  ces  corps  invisibles  à l'œil  nu,  le  microscope  ne  montre 
pas  seulement  la  superficie,  mais  par  la  nature  même  de  sa  con- 
struction, il  nous  permet  de  saisir  à la  fois  leur  surface  et  leur 
profondeur,  leur  structure  intime 

651.  Mais  à un  autre  point  de  vue,  dans  l'étude  directe  des  corps 
placés  sous  le  microscope  et  autres,  cette  réunion  de  tous  ces  attri- 
buts qui  nous  frappent  en  même  temps,  fait  que  pour  arriver  à bien 
connaître  le  corps  qu’il  nous  décèle  il  devient  nécessaire  de  l’avoir 
décrit,  c’est-à-dire  d’avoir  passé  en  revue  successivement  et  trans- 
formé en  signes  ces  attributs  vus  simultanément.  C’est  sous  ce  rapport 
aussi  qu’au  début  des  éludes  surtout,  les  livresqui  parlent  des  objets 
que  nous  voyons  sont  nécessaires  pour  les  bien  connaître,  et  cela  au 
même  titre  qu’un  scalpel  ou  un  réactif,  en  tant  qu’inslrument  d'a- 
nalyse, mais  sans  jamais  non  plus  pouvoir  remplacer,  au  point  de 
vue  de  la  netteté  et  de  la  précision  des  notions  acquises,  l’observa- 
tion directe  aidée  du  scalpel,  du  microscope,  des.  réactifs,  etc. 

A l’observation  succède  en  général  la  comparaison  qui  mène 
à l’interprétation  de  la  nature  des  objets  vus  par  lumière  transmise 
ou  réfléchie,  et  la  description  suit.  Toutefois,  souvent  on  est  força* 
de  décrire  les  corps  observés  avant  d'en  avoir  déterminé  la  nature. 
Il  est  donc  nécessaire  de  traiter  d’abord  de  ce  qui  louche  la  marche 
voulue  pour  bien  décrire  ces  derniers,  avant  de  parler  de  la  ma- 
nière d'interpréter  les  choses  observées. 

652.  Que  l’objet  à décrire  dans  une  préparation  soit  un  élément 
anatomique,  un  granule,  un  tissu  normal  ou  provenant  de  quel- 
que produit  morbide,  il  faut  toujours  en  venir  à constater  sa  situa- 
tion relative,  ses  dimensions,  sa  forme,  puis  ses  caractères  d’ordre 
phytique,  tels  que  sa  consistance,  son  élasticité,  son  hygrométricilé, 

* Voyez  Cil.  Roliin,  Itapportg  de  i'nimfomie  gàtt^ralc  avec  1rs  autres  branches 
de  l'annlnmie.  Gaietie  des  HtpUaue  de  Paris,  4 et  9 décembre  1862. 
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son  pouvoir  réfringent,  sa  couleur;  pour  chacun,  de  plus,  il  faudra 
noter  l'action  des  agents  chimiques  sur  lui. 

La  description  consiste  essentiellement  à exposer  méthodique- 
ment ces  divers  ordres  de  caractères  aussi  brièvement  que  peut  le 
permettre  la  nature  de  l'objet  dont  il  s'agit  cl  autant  que  possible 
é mesure  qu’ils  sont  constatés.  Elle  consiste,  en  un  mot,  à signaler 
successivement  avec  ordre  chacun  des  attributs  que  l'objet  nous 
présente  simultanément  et  par  suite  avec  une  apparente  confusion. 

Mais,  on  général,  pour  chaque  élément  anatomique  il  faut  de  plus 
tenir  compte  de  ce  que  chacun  a une  slriicture,  c'est-à-dire  est 
construit  (slrui’.tus)  de  parties  diverses  de  substance  organisée.  Ces 
parties  constituantes  dilfèrent  elles-niéines  do  situation,  de  forme, 
de  volume,  de  consistance,  de  couleur,  de  solubilité;  elles  différent 
en  outre  parleur  composition  chimique.  Dans  une  cellule,  le  corps 
de  la  cellule,  le  noyau,  le  nucléole,  les  granulations  moléculaires 
en  sont  des  exemples  ; toute  choses  qu'il  faut  chercher  et  dont  la 
description  doit  faire  mention. 

L'un  des  caractères  de  la  substance  organisée  est  donc  de  ne  pas 
être  identique  avec  ellc-incme  dans  toute  la  masse  de  chaque  être 
qui  vit  ou  qui  a vécu,  qui  en  est  constitué,  et  cela  non-seulement 
au  point  de  vue  de  la  contiguralion  extérieure,  du  volume,  des  ca- 
ractères physiques,  mais  encore  au  point  de  vue  de  ses  réactions 
chimiques,  de  sa  coniposiliou  immédiate,  en  tant  que  substance  or- 
ganisée. La  description  consiste  donc  à signaler  qu'ici  elle  est  en 
masses  ou  couches  amorphes,  ailleurs  à l'état  de  granulations,  de 
filaments,  etc.  ; que  chacune  de  ces  parties  à son  tour  offre  une 
consislance,  une  couleur,  des  réactions  chimiques  différentes; 
qu’ailleurs  des  granulations  moléculaires,  des  gouttelettes  liqui- 
des, etc.,  se  trouvent  associées  à une  masse  homogène  pour 
composer  des  tubes,  des  libres  ou  plus  souvent  des  masses  sphéroï- 
dalcs  ou  polyédriques,  creuses  ou  non,  appelées  cellules,  etc.  On 
montre  ainsi  que,  dans  l'intérieur  de  chacune  des  parties  ainsi  con- 
struites, ayant  son  mode  de  naissance,  de  développemehl,  sa  ma- 
nière propre  d'agir,  chaque  portion  qui  est  à l'état  de  noyau,  de 
granule,  de  gouttes  ou  de  contenu  liquide,  est  formée  de  sub- 
stance organisée  distincte  des  autres  portions  par  sa  couleur,  ses 
réactions  et  par  le  mode  d'union  moléculaire  de  ses  principes  con- 
slituauts. 

Or  toutes  ces  dispositions  spéciales  de  granulations,  de  corpuscu- 
les, etc. , présentant  des  couleurs  et  réactions  diverses,  sont  des  parti-* 
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cularilcs  dites  déstructuré  qui  doivent  être  données  par  la  description , 
car  chacune  de  ces  parties,  quelque  petite  qu’elle  soit,  joue  cer- 
tainement un  rôle  différent  des  autres,  du  moment  où  elle  réagit 
autrement  au  contact  des  menstrues  chimiques,  dés  l’instant  où  elle 
a une  autre  consistance,  etc.  Chacune  attire  à elle,  d’une  manière 
spéciale,  les  matériaux  nutritifs  ou  les  expulse,  d'une  façon  parti- 
culière aussi,  dans  le  double  acte  d'assimilation  et  de  désassimila- 
tion et  l’accroissement. 

653.  Il  est  facile  de  voir  que  la  méthode  à suivre  reste  au  fond  la 
mémo  lorsqu’il  s’agit  de  décrire  un  animal  ou  une  plante  microsco- 
piques. Il  faut  alors  tenir  compte  toutefois  de  la  valeur  différente 
que  peuvent  avoir  les  mêmes  mots,  suivant  qu’il  s’agit  d’une  des- 
ci  iption  anatomique  ou  taxinomique,  et  en  choisissant  convenable- 
ment les  termes  zoologiqm  s et  bola'niqucs  spéciaux.  En  outre,  les 
parties  que,  dans  chaque  être,  il  faut  observer  et  dont  il  faut  décrire 
la  forme,  le  volume,  les  rapports,  la  couleur,  etc.,  ne  sont  plus  né- 
cessairement des  granules,  des  fluides,  etc.,  comme  dans  le  cas  des 
cléments  anatomiques,  mais  des  organes  entiers,  générateurs, 
respiratoires,  digestifs,  etc.,  ou  des  membres  etlcurs  articulations, 
des  appendices  variés,  et  ainsi  des  autres.  La  comparaison  des 
descriptions  des  individus  préparés,  ou  des  dessins  aux  descrip- 
tions des  plantes  ou  des  animaux  déjà  connus  conduit  ensuite  à 
la  détermination  des  espèces  de  cès  êtres. 

65i.  f^i  la  préparation  observée  est  celle  d’un  tissu,  il  faudra  pour 
chacun  d'eux  tenir  compte  : 1"  de  sa  composition  par  telle  ou  telle 
espèce  d’élémenl  ; il"  de  l’arrangement  de  ceux-ci  ou  texture  ; 3"  de 
sa  vascularité,  et  i"  du  mode  d’adhésion  des  éléments  dans  un  même 
tissu  ou  d'un  tissu  à l’autre,  établissant  leur  solidarité  d’action. 

Les  tissus  sont  formés  par  la  réunion  de  plusieurs  éléments 
d’une  même  cs])ècc  ou  de  plusieurs  espèces  réunis  par  contiguïté 
physique  et  mécanique,  et  non  par  union  molécule  à molécule  ou 
chimique.  C'est  là  ce  qui  permet  l'isolement  et  la  dissociation  phy- 
sique de.s’éléments  sans  décomposition  chimique. 

La  description  de  chacun  d’eux  devra  par  conséquent  consister 
d’abord  à faire  connaître  s’ils  sontou  non  composés  par  une  seule  es- 
pèce d’éléments  juxtaposés.  Ce  sont  làjes  tissus  les  plus  simples 
dotiés  de  propriétés  végétatives  seulement  et  généralement  étendus 
à la  superficie  des  autres,  même  dans  les  parenchymes.  Ce  sont  là  les 
P rodu Us, üssm dont  la  texture  est,  chez  les  animaux,  simple  comme 
celle  des  tissus  des  plantes. 
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La  description  indiquera  si,  au  contraire,  ils  sont  formés  de  plu- 
sieurs espèces  d'éléments,  parmi  lesquels  sont  toujours  des  vais- 
seaux. Ce  sont  les  tissus  comtiluants,  car  iis  composent  essentielle- 
ment l’économie,  en  masse  et  en  action,  et  les  précédents  ne  sont 
à cétù  d’eux  qu’un  perfectionnement  de  l’organisme. 

Parmi  ceux-ci,  les  uns  ont  toujours  une  espèce  d’élément  fonda- 
mental et  une  ou  plusieurs  espèces  accessoires . Ce  sont  les  tissus  yrro- 
premenl  dits  qui,  de  tous,  sont  les  plus  nombreux.  Ce  qui  distingue 
les  tissus  proprement  dits,  c’est  que  tous  offrent  une  espèce  d’élé- 
ment (libre,  tube  ou  cellule,  etc.),  qui  est  dite  fondamentale,  parce 
qu’elle  prédomine  quant  é la  masse,  et  donne  au  tissu  les  princi- 
pales propriétés  physiologi(|ues  dont  jouit  cette  espèce  d’élément  ; 
propriétés  légèrement  modifiées  toutefois  par  la  présence  des  élé- 
ments accessoires  dont  les  propriétés  tendent  à masquer  un  peu 
celles  de  l'élément  principal.  Ainsi  la  description'  indiquera  si  on 
remarque  ou  non  dans  chaque  tissu  décrit  la  présence  d'une  es- 
pèce d’élément  anatomique  qui  prédomine,  élément  fondamental  ou 
principal  nnatomiqiieinentet  physiologiquement,  accompagné  d’une 
ou  de  plusieurs  espèces  d’éléments  accessoires , avec  subordination 
de  l’arrangement  des  éléments  anatomiques  accessoires  à celui  do 
l’élément  fondamental. 

Les  autres  tissus  ne  renferment  aucune  espèce  fondamentale, 
mais  plusieurs  espèces  presque  en  égal  nombre  sauf  un  tube  proyrre 
ou  des  vésicules  tapissés  d’épithélium,  entre  lesquels  les  éléments 
précédents  forment  une  trame.  Ce  sont  les  parenchymes  ou  tissus 
parenchymateux,  qui  ont,  en  outre,  ceci  de  spécial,  qu’une  variété 
d’épithélium  particulière  pour  chacun  d’eux  entre  dans  leur  exin- 
stitution, comme  élément  accessoire  quant  à la  quantité  parfois, 
mais  non  toujours  physiologiquement. 

Toute  description  de  cet  ordre  devra  en  outre  tenir  compte  de  la 
texture  ou  de  l’arrangement  réciproque  des  éléments  dans  les  tissus. 
Elle  mentionnera  la  juxtaposition  seulement  dans  les  produits  où  la 
texture  est  des  plus  simples  par  suite  de  l’existence  d’une  seule  es- 
pèce d’éléments,  avec  ou  sans  imbrication,  selon  que  ce  sont  des 
cellules,  des  prismes,  des  fibres  ou  des  tubes.  Dans  la  description 
de  la  plupart  des  tissus  de  végétaux  il  n’y  a pas  d’autres  disposi- 
tions à décrire,  quant  à l’arrangement  réciproque  de  leurs  cellules; 
mais  il  faut  mentionner  en  même  Ignps  les  différences  de  forme  et 
de  volume  des  cellules,  d’épaisseur  de  leur  parois,  de  nature  de 
leur  contenu,  etc, , qui  entraînent  de  nombreuses  différences  d’as- 
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Souvent,  enfin  dans  les  descriptions  il  faut  mentionner  la  ma- 
nière dont  a lieu  Vadhérence  de»  élemenU  dans  les  tissus.  On  no- 
tera l’adhérence  latérale  par  contiguïté  immédiate  et  originelle  qui 
est  faible  dans  les  tissus  mous,  à moins  de  continuité  par  anasto- 
mose des  fibres  comme  dans  le  lissu  élastique  ; adhérence  quipeutétre 
modifiée  par  la  consistance  et  l’abondance  des  matières  amorphes, 
en  tant  qu’acccssoires.  Dans  le  cas  où  les  fibres  sont  simplement 
accolées  latéralement  ou  les  cellules  seulement  juxtaposées,  si  la  con* 
sistance  du  tissu  est  grande,  comme  dans  les  disques  interverté- 
braux et  dans  les  capsules  articulaires,  les  tumeurs  fibreuses,  les 
ganglions  nerveux  périphériques,  etc.,  ce  fait  est  dû  à l’interposi- 
tion de  substances  amorphes  denses.  L’adhésion  devient  de  plus  en 
plus  grande  dans  le  cas  des  épithéliums,  des  cellules  ligneuses  à 
mesure  qu'ils  augmentent  de  consistance  ; car,  par  suite  de  leur 
mode  d’individualisation,  les  cellules  n'ont  jamais  cessé  d’étre  con- 
tiguës les  unes  aux  autres,  n’ont  jamais  été  séparées. 

On  remarquera  surtout  que  l'adhérence  bouté  bout  de  tissus  diffé- 
rents a lieu  sans  interposition  de  substance  destinée  ù les  unir,  les 
inégalités  de  l'un  se  moulant  molécule  à molécule,  à mesure  qu’a 
lieu  le  développement,  sur  les  dépressions  correspondantes  de  l’au- 
tre, avec  de  légères  modifications  de  structure  pourtant  aux  points 
de  contact. 

655.  La  méthode  adoptée  dans  l’observation  et  la  description  des 
objets  microscopiques  qui  vient  d’étre  rappelée  est  celle  qu’il  faut 
suivre  pour  arriver  à déterminer  la  nature  des  éléments  anatomi- 
ques et  des  tissus  normaux  ou  accidentels. 

On  détermine  la  nature  d’un  élément  anatomique  végétal  ou  ani- 
mal, en  tant  qu'appartenant  à telle  ou  telle  espèce,  par  la  déteriiii- 
nationde  son  siège,  de  sa  forme,  de  sou  volume,  de  sa  consistance, 
puis  surtout  de  ses  réactions  chimiques,  de  sa  composition  immé- 
diate et  de  sa  structure,  comparés  entre  eux  dans  le  plus  grand 
nombre  possible  des  phases  de  l’évolution  de  cet  élément.  Ohacun 
de  ceux-ci,  en  effet,  doit  être  envisagé  non-senlemeni  sous  le  rap- 
port de  sa  structure  propre,  mais  encore  au  point  de  vue  du  lieu, 
du  mode  et  de  l’époque  de  son  apparition  dans  l’organisme  ; puis 
des  modifications  normales  et  accidentelles  qu’il  offre  à partir  de 
cette  apparition.  Car  chaque  espèce  passe  par  des  phases  d'évolu- 
tion différentes  de  l’une  à l’autre.  Chacun  d'eux  présente  une  épo- 
que, un  lieu  et  un  mode  particuliers  d’apparition.  Chacun  ensuite 
se  développe  à sa  manière. 
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Puisque  toute  propriété  normale  ou  troublée  suppose  un  siège 
correspondant,  il  devient  nécessaire  de  connaître  avant  tout  d'une 
manière  complète  chaque  élément  anatomique  individuellement;  il 
est  indispensable  d'en  avoir  fait  la  biographie,  avant  d’aborder  l'exa- 
men anatomique  et  physiologique  des  parties  de  plus  en  plus  com- 
plexes que  ces  éléments  forment  essentiellement  par  leur  réunion. 

Alors  seulement  il  est  possible  de  déterminer  la  nature  des  tissus 
sains  ou  malades  que  constituent  ces  derniers.  Or,  cette  détermina- 
tion s’obtient  en  faisant  connaître,  à l’aide  du  microscope  et  des 
autres  moyens  auxiliaires,  quels  sont  les  éléments  ou  individus  re- 
lativement simples  qui  composent  ces  parties.  A celte  déterminalion 
sera  jointe  celle  de  Varrangement  réciproque  de  ces  éléments  of- 
frant tel  ou  tel  des  modes  de  texture,  venant  montrer  qu’ils  appar- 
tiennent, soit  aux  produits,  soit  aux  tissus  constituants,  et  parmi 
ceux-ci,  soit  aux  tissus  proprement  dits,  soit  aux  paretwhymes,  tant 
glandulaires  que  non-glandulaires;  puis  enfin  on  cherchera  en 
même  temps  et  par  les  comparaisons  dont  il  vient  d’être  question  à 
laquelle  des  phases  de  leur  évolution  normale  ou  morbide  ces  tissus 
sont  arrivés. 

656.  En  se  reportant  à l’ensemble  des  données  qui  précédent,  on 
saisit  sans  peine  les  différences  qui  existent  entre  l'observation  des 
dispositions  anatomiques  et  l'interprétation  de  ce  qu’elles  signifient 
réellement.  On  voit  nettement  quelle  est  la  marche  ù suivre  pour 
arriver  à une  interprétation,  et  par  suite  à une  description  exacte 
des  dispositions  d’ordre  divers  constatées. 

Les  particularités  de  forme,  de  couleur,  de  consistance,  de  réac- 
tions et  de  structure  offertes  par  les  diverses  parties  organiques, 
celles  anssi  que  présentent  un  même  élément  ou  un  même  tissu 
sont  si  nombreuses,  quand  on  les  compare  de  l’état  embryotmaire  A 
l'état  adulte,  et  de  celui-ci  à tel  ou  tel  état  d'altération  sénile  ou 
morbide  que,  malgré  l'unité  d'objet,  chacun  de  ces  corps  ou  de  ses 
aspects  peut  devenir  le  point  de  départ  d'autant  d'explications  et 
d'interprétations  différentes.  Celles-ci  même  sont  inévitablement 
contradictoires  si  on  ne  procède  pas  comme  il  a été  dit  plus  haut,  si 
on  ne  distingue  pas  l'étude  des  parties  organiquement  simples  de 
celles  qui  en  sont  composées,  si,  d’autre  part,  on  ne  lient  inces- 
samment compte  do  l’état  présenté  par  chacune  d'elles,  eu  égard  à 
l’état  >|u'elle a offert  auparavant. 

Rien  de  plus  diUlcilc,  en  effet,  et  de  plus  susceptible  de  conduire 
A des  confusions  erronées  que  de  vouloir  décrire  les  parties  com- 
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plexps  snns  en  cnnnailre  les  éléments.  C’est  vouloir  lire  une  langue 
sans  en  connaître  les  lettres;  car,  en  fait,  par  la  connaissance  des 
éléments  anatomiques,  de  leur  constitution  moléculaire  et  de 
leur  évolution,  on  a découvert  l'alphabet  de  l’organisation,  c’est-à- 
dire  d’une  langue  que  désormais  on  saura  parler,  parce  que  l’étude 
de  la  nature  et  de  l’arrangemeiit  réciproque  de  ces  éléments  dans 
chaque  tissu  montre  l’ordination  en  mots  des  lettres  ou  éléments 
et  en  phrases  des  mots  ou  tissus  qu'ils  représentent.  11  y a là  une 
question  d’études  préparatoires  sans  lesquelles  la  solution  des  pro- 
blèmes plus  élevés  qui  sont  sous  leur  dépendance  ne  siuirait  être 
élucidée,  sans  nécessiter,  dés  lors,  l’introduction  de  vues  fictives  à 
la  place  de  la  réalité  négligée. 

1)57.  Presque  toujours,  au  début  des  études,  les  difficultés  de 
l’interprétation,  qui  consistent  essentiellement  en  la  nécessité  d'une 
succession  d’observations  comparées  entre  elles,  sont  considérées 
comme  étant  du  fait  de  l’observation  même,  alors  que  celle-ci  n’y 
est  que  pour  fort  peu  de  chose. 

Les  conditions  nécessaires  pour  porter  un  jugement  sur  la  nature 
d’un  objet  quelconque,  et,  par  suite,  pour  le  bien  décrire,  sont  de 
l’avoir  vu  dans  des  circonstances  diverses  et  d’avoir  observé  un  grand 
nombre  d’objets  différents.  Les  difficultés  qui  paraissaient  insur- 
montables au  début  de  toute  élude,  en  raison  de  la  multiplicité  des 
aspects  mentionnés  plus  haut,  vont  en  diminuant  au  fur  et  à mesure 
qu’on  voit  un  plus  grand  nombre  de  corps,  à mesure,  en  un  mol, 
qu’on  varie  et  qu’on  multiplie  les  observations. 

L’absence  de  renseignements  à cet  égard  devant  être  donnés  dés 
le  début  des  études,  fait  même  que  plus  d’un  se  décourage  et  cesse 
de  poursuivre  l’usage  du  microscope,  à la  vue  du  grand  nombre, 
en  apparence  infini,  de  formes  et  d’aspects  observés. 

La  description  ne  consiste  donc  pas  à dramatiser,  en  quelque 
sorte,  l'ensemble  des  notions  que  suscite  d'une  manière  simultanée 
la  vue  d’un  objet,  1 ensemble  des  caractères  qu’en  un  même  instant 
nous  pouvons  saisir  sur  un  même  corps,  contrairement  à ce  l’on  a 
pu  croire  A une  époque  où  ne  connaissant  (|u’à  peine  la  texture 
des  tissus  et  lort  peu  les  éléments,  on  laissait  à cet  égard  le  champ 
libre  A riiiuigination.  La  description,  encore  une  fois,  consiste,  au 
contraire, à passer  en  revue  successivement  et  avec  méthode  chacun 
de  ces  caractères. 

Rappelons  aussi  que  c’est  même  pour  celle  raison  qu’une  des- 
cription, quelque  concise  et  bien  faite  qu’elle  soit,  ne  suscitant 
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que  l’une  après  l'autre  les  notions  relatives  aux  attributs  de  chaque 
objet,  alors  que  nous  les  voyons  en  général  simultanément,  ne 
frappe  jamais  autant  que  la  vue  de  ce  corps , ne  le  représente  ja- 
mais tel  qu’il  est  en  réalité,  et  ne  peut  remplacer  l’examen  direct  de 
celui-ci  ; elle  ne  peut  qu’aider  et  guider  dans  cette  étude,  mais  non 
s’y  substituer. 

Ce  sont  les  particularités  qui  précédent  qui  l’ont  aussi  que  lors- 
qu'on en  vient  é voir  les  objets  même  qu’on  ne  connaissait  que  par 
leur  description  ou  leur  représentation,  ou  les  trouve  fort  différents 
de  ce  que  l’on  s’était  figuré  d’après  celles-ci  ; car  elles  n’ont  fait  que 
transformer  la  réalité  en  signes  écrits.  De  lé  vient  aussi  que  souvent 
on  entend  dire  à ceux  qui  n’ont  pas  encore  l’expérience  de  ces  ques- 
tions, qu’ils  n’ont  pas  trouvé  dans  tel  ou  tel  ouvrage,  après  avoir  vu 
quelque  objet  qu'il  décrit  ou  figure,  ce  qu’ils  pensaient  y rencon- 
trer, alors  même  que  cependant  la  description  est  exacte. 


CHAPITRE  VII 

Des  oorpascules  que  l'ou  peut  rencontrer  dans  une  préparation  et  qui  sont 
étrwiffers  aux  objets  qu’ello  doit  montrer. 

li.'tE.  Nous  avons  déjé  indiqué  plus  haut  quelles  sont  les  diverses 
sortes  de  corpuscules  fp.  AÜO)  qui,  sans  appartenir  en  propre  à la 
préparation,  peuvent  être  trouvés  dans  le  champ  du  microscope. 

Nous  savons  que  parmi  eux  on  compte  de  nombreuses  variétés  de 
particules  invisibles  à l’ieil  nu  ou  du  moins  fort  petites,  qu’on  em- 
prisonne accidentellement  entre  les  deux  lames  de  verre  de  la  pré- 
paration avec  l’objet  que  l’on  veut  étudier.  11  peut  y en  avoir  un  ou 
plusieurs  d’une  seule  ou  de  diverses  des  espèces  dont  je  vais  indi- 
quer les  caractères  distinctifs  essentiels,  afin  que  les  commençants 
ne  les  confondent  pas  avec  les  parties  qu’ils  désirent  étudier  et 
qui  sont  souvent  plus  difficiles  à rencontrer  que  ces  corpuscules 
étrangers. 

AKT.  1".  — nr.s  Giuxm-.vTioxs  moi.écülaires,  graisseuses  ou  autres, 

ET  nu  «OUVEIIE.XT  RROWNIE.X. 

659.  Dans  un  grand  nombre  de  préparations,  l’on  rencontre,  à 
l'aide  du  microscope,  entre  les  éléments  qui  ont  une  configuration 
spéciale,  dans  les  humeurs,  etc.,  des  particules  extrêmement  peti- 
tes, qui,  examinées  à un  grossissement  sunisaminent  fort,  présen- 
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lent  des  formos  irrégulières  ou  sphéroïdales.  Ces  granules  sont  dé- 
signés dans  les  différentes  descriptions  sous  les  noms  de  granule» 
organigiie»,  de  granules  moléculaires,  de  fmussiére  organique,  etc. 
Ces  granulations  différent  les  unes  des  autres  au  point  de  vue  de 
leur  coloration  et  de  leurs  réactions  chimiques. 

660.  Des  granules  graisseu.c.  En  premier  lieu,  citons  les  granu- 
lations moléculaires  graisseuses  qui  se  distinguent  facilement  de 
toutes  les  autres  en  ce  qu'elles  ont  nn  pouvoir  réfringent  consi- 
dérable, en  ce  qu’elles  présentent  un  contour  foncé  et  un  centre 
brillant.  Elles  olfrent  presque  toujours  la  coloration  jaunâtre  ca- 
ractéristique des  coi'ps  gras;  elles  ont  presque  la  teinte  de  l'ambre 
jaune,  d'où  le  nom  de  coloration  ambrée  (pi’on  lui  applique  quel- 
(juefois.  Lorsque  ces  granulations  sont  accumulées,  en  <|uantité 
considérable,  entre  divers  éléments,  elles  peuvent  modifier  l’as|iect 
des  contours  et  elles  donnent  une  certaine  opacité  à la  préparation 
qu'on  a sous  les  yeux.  Comme  les  corps  gras  en  général,  elles  sont 
susceptibles  d'étre  dissoutes  par  l’étber,  par  l’alcool  cbaud,  par 
le  chloroforme  et  par  le  sulfure  de  carbone. 

Dans  les  préparations  ces  granules  viennent  généralement  de 
l'intérieur  d'éléments  anatomiques,  rompus  ou  coupés  qui  en  con- 
tenaient normalement  ou  accidentellement,  de  la  cavité  des  cellules 
huileu.ses  des  plantes  (fig.  152,  c),  ou  ils  sont  llottants  dans  cer- 
taines humeurs  comme  le  lait,  les  humeurs  sébacées,  etc.  Les  cor- 
puscules graisseux  forment  des  gouttes  ou  gouttelettes  huileuses  quand 
leur  volume  dépasse  b à 6 millièmes  de  millimétré  ; alors  elles  ne 
sont  plus  douées  du  mouvement  brownien  et  offrent  l'aspect  général 
ci-indiqué  (v.  aussi  p.  460),  variant  un  peu  selon  leur  volume.  Elles 
viennent,  dans  cescas-lâ,  soit  des  vésicules  adipeuses,  soit  des  cel- 
lules huileuses  des  plantes  (fig.  155,  a). 

661.  Il  y a une  variété  de  granulations  moléculaii'es,  qui  res- 
semblent beaucoup  aux  granulations  graisseuses  et  qui  n'ont  pas 
reçu  de  nom  particulier;  on  les  voit  A l'état  normal  dans  les  capsu- 
les surrénales  et  dans  quelques  autres  tissus  sains  ; mais  on  les 
rencontre  fréquemment  dans  différents  tissus  morbides  et  en  par- 
ticulier dans  les  plaques  de  Peyer  lésées  pendant  la  lièvre  typhoïde. 
Elles  ressemblent  aux  granulations  graisseuses  par  leur  coloration 
jaunâtre,  leur  pouvoir  réfringent  considérable,  leur  contour  foncé 
et  leur  centre  brillant  ; mais  elles  s'en  distinguent  en  ce  qu’elles 
sont  solubles  dans  l’acide  acétique  et  autres  qui  au  contraire  n’ont 
pas  d’action  sur  les  granulations  graisseuses. 
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Les  granulations  portant  le  nom  de  granulatiom  grises  se  dis- 
tinguent facilement,  parce  qu'ajant  un  faible  pouvoir  réfringent, 
elles  présentent,  sous  le  microscope,  une  coloration  grisâtre,  au 


• Fig.  ir»r» 


lieu  d’avoir,  comme  les  précêdenles,  un  contour  foncé  et  un 
centre  brillant  jaunâtre;  de  plus,  elles  sont  solubles  dans  l’acide 
acétique  et  autres  réactifs  qui  sont  sans  action  sur  (os  granulations 
graisseuses. 

Les  granulations  pigmentaires,  se  distinguent  facilement  des  pré- 
cédentes par  leur  coloration  trés-accnsée,  soit  d'un  brun  rougeâtre 
foncé,  soit  tout  û fait  noires,  ou  jaunes. 

Des  particules  calcaires. 

f»62  Dans  les  recherches  du  genre  des  précédentes  et  antres, 
lorsqu'on  prend  des  objets  qui  ont  séjourné  quelques  jours  dans 
l’eau  d’un  vase  ouvert  et  i)ormettanl  l'évaporation  du  liquide,  on 
entraine  souvent  avec  eux  des  pellicules  qui  donnent  ou  non  à la 
surface  du  liquide  une  teinte  irisée.  Ces  pellicules  sont  formées 
sous  le  microscope  de  fragments  anguleux,  de  petites  lamelles  ho- 

* couches. internes  d'une  galle  (\c  crticiiVre  d'csprre  indélerfninco  a 

('.«Muh'S  conlcniinl  tic  goiiMe^  d’Iiniln  avec  grain» de  téculc.  b.  Cellule  con* 

tenant  de»  -r.iins  tic  léciile  cl  c.  Fins  gi  aiiiites  gi  cusseut,  s'échappant  de  t elle 

ccllul?  lO'iipuc.  fl.  r Bords  coupés  de  1a  paroi  üc*»  cellules 
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mogènes  ou  finement  grenues,  épaisses  de  1 millième  de  millimètre 
ou  environ,  et  incolores.  Elles  sont  parfois  accompagnées  de  vi- 
brions et  de  Leptothrix  implantés  perpendiculairement  ou  obli-’ 
quement  sur  l’une  de  leurs  faces.  Les  réactifs  montrent  que  ces 
pellicules  sont  composées  surtout  de  sels  calcaires  revenus  à l’état 
solide  par  suite  de  l'évaporation  de  l'eau. 

Dans  ces  circonstances,  on  peut  trouver  des  grains  de  carbonate 
de  chaux  isolés  ou  disposés,  soit  en  séries,  soit  en  plaques,  de  con- 
ligurations  plus  ou  moins  symétriques  et  variées,  qu’il  faut  éviter 
de  confondre  avec  d’antres  objets.  Le  volume  de  ces  grains  peut 
varier  de  quelques  millièmes  de  millimétré  jusqu'à  7 ou  8 centièmes 
ou  environ.  Ils  sont  anguleux,  à angles  mousses,  à contours  foncés, 
arrondis,  à centre  brillant,  comme  les  corps  qui  réfractent  forte- 
ment la  lumière.  Il  est  des  cas  dans  lesrpiels  la  forme  cristalline 
rhoniboédrique  de  certains  de  ces  grains  est  nctlement  reconnais- 
sable, malgré  un  certain  émoussement  des  arêtes  et  des  angles.  On 
peut  alors  voir  que  les  antres  grains  ne  sont  que  des  cristaux 
formés  dans  de  mauvaises  conditions  de  cristallisation 

Des  groupes  de  Ces  grains  se  rencontrent  (|uclqiiefois  à la  surface 
des  lames  de  verre  mal  nettoyées,  après  avoir  séjourné  longtemps 
dans  la  soucoupe  ou  la  capsule  on  on  les  tient,  sans  que  le  liquide 
ait  été  renouvelé  et  acidulé.  L’addition  d’un  peu  d’acide  chlohydri- 
que  à la  préparation  dans  laquelle  ils  se  trouvent  suffit  pour  les 
dissoudre  avec  dégagement  de  gaz  et  pour  montrer  quelle  est  leur 
nature. 

66Ô.  Les  caractères  distinctifs  des  diverses  variétés  de  bulles 
d’air  ont  été  exposés  plus  haut  (p  iCi). 

Il  faut  cependant  ajouter  ici  que  lorsque  les  bulles  d’air  sont 
très-larges  et  forment  en  quelque  sorte  des  plaques  aplaties 
entre  les  deux  lames  de  verre  d’une  préparation  faite  avec  de  l’eau, 
on  peut  leur  trouver  un  aspect  particulier.  Si  l’eau  est  à une 
température  plus  élevée  que  les  lames  de  verre,  la  vapeur  qui  se 
trouve  dans  le  gaz  emprisonné  se  condense  sur  la  face  interne 
des  lames  qui  le  retiennent.  Le  liquide  dans  de  telles  conditions  se 
présente  sous  forme  d’une  couche  transparente  à surface  mame- 
lonnée, à la  manière  d'une  toison  ou  de  la  surface  de  la  mousse 
d’eau  de  savon,  avec  une  légularité  souvent  remarquable.  Chaque 
saillie  est  formée  par  une  goutte  d’eau  réellement  microscopique. 

' Voy.  Ch.  Robin  et  Verdeil,  Chtmie  anatomi^M,  Paris,  1^53;  t.  I,  p.  397. 
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dont  la  circonférence  est  continue  ou  non  avec  celle  dos  ^'outtes 
voisines  et  dont  l’ensemble  trace  des  dessins  variés,  parfois  très- 
élégants. 


Mouvement  brownien. 

66i.  Une  particularité  coniinunc  é toutes  les  variétés  de  granu- 
lations moléculaires  est  que,  lorsqu'elles  se  trouvent  dans  un  li- 
quide qui  n'est  pas  trop  visqueux,  elles  sont  agitées  d'un  mouvement 
continue  et  vif  d'oscillation  sur  place,  sans  locomotion  à proprement 
parler;  c’est  ce  qu’on  a appelé  le  mouvement  brownien,  du  nom  de 
Robert  Brown,  qui  on  a étudié  avec  soin  les  caractères*',  il  s’observe, 
non-seulement  sur  les  granules  de  la  favilla,  mais  encore  sur  ceux 
de  la  chlorophylle  et  des  liquides  animaux,  ayant  moins  de  D ou  6 
millièmes  de  millimètre  d’épaisseur. 

Les  granules  d’or,  d'iridium,  de  platine,  des  autres  métaux  et  de 
charbon  présentent  ce  mouvement  d'oscillatiou  continuel,  aussi  bien 
que  les  granules  précédents  quand  ils  ont  moins  de  4 millièmes  de 
millimètre  de  large.  L’acide  sulfurique,  la  |)otasse,  etc.,  bouil- 
lants, ne  font  pas  disparaiti'e  le  mouvement  propre  des  fins  granules 
de  la  [loussière  d'èpongc  de  platine,  de  la  poussière  de  charbon,  de 
silice  et  des  autres  corps  résistant  à l'action  des  agents  ijue  je 
viens  de  nommer.  C’est  donc  un  phénomène  particulier  dont  les 
causes  sont  encore  inconnues,  et  qui  ne  se  rattache  en  aucune  ma- 
nière à l'animalité. 

Ce  mouvement  est  plus  ou  moins  rapide,  selon  qu'il  s'agit  de  telle 
ou  telle  variété  de  granulations  moléculaires. C’est  ainsi  que  les  gra- 
nulations graisseuses  sont  douées  d'un  mouvement  brownien  éner- 
gique, très-visible  dans  les  plus  \)el\U  globules  du  lait,  etc.;  les  gra- 

' « Loi‘sqm%  dit  RolMn-l  Bi*o\vu,  des  particules  evtri'memciU  ténues  de  matière 
solide,  soit  or^'aniqiie  soit  tiior^'aiiique,  se  Uouveut  en  suspension  dans  |‘eau 
pure  ou  dans  quelque  autre  fluide  atpieux,  elles  laissent  apercevoir  des  mou- 
vements dtmt  la  cause  mechapiK?,  et  cpii,  parleur  irrégularité  et  leur  indépen-' 
dan^e  appuieiitc,  !vs.semblent  À un  degr*'*  nunaifpialde  aux  mouvements  moins 
rapides  des  infusoires  les  plus  simples.  J’ai  ndtiimé  nwlècule/f  activât  les  plus 
petites  tlt»ces  particules,  » (II.  Brown,  .4  brief  ncnmnl  of  microaropirat  obucrra- 
tionn  made  in  de  muntfis  of  junc,  juhj  and  Augiutt.  On  the  particules  coii- 

toitud  in  the  pollen  of  plants,  and  on  the  general  existence  of  active  mohcules 
fn  nrgank  and  inorganic  [knlies.  et  additional  rrwm'A.ï.  Limdon,  juillet  1H2ÎI.) 
Vuyci  aussi  : Annales  des  sciences  naturelles,  Puris,  1828,  l.  XIV,  p.  541  et  suiv., 
et  Hetnarfptes  additionnelles  sur  les  molécules  art  ires  (Ihid.,  !HÔ0,  t.  XIX,  p.  104.) 
(.àîltc  oscillatitm  a reçu  encore  le  nom  de  mouVemenl  moléculaire. 
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nules  pigmentaires  montiTiit  un  mouvement  plus  vif  encore.  Pres- 
que tous  les  éléments  anatomiques  contiennent  dans  leur  épais- 
seur des  granulations  qui  prennent  part  à leur  structure.  Or, 
lorsqu'un  élément  anatomique  est  aussi  dense  vers  le  centre  qu’à 
la  périphérie,  les  granulations  qu'il  renferme  sont  immobiles;  si, 
au  contraire,  il  s'agit  d'une  cellule  présentant  une  cavité  distincte 
de  sa  paroi,  les  granulations  moléculaires  qu'elle  contient  sont 
douées  d'un  mouvement  brownien  aussi  bien  dans  l'épaisseur  de  ’ 
la  cellule  qu'en  dehors,  de  telle  sorte  qu'on  peut  déterminer 
ainsi,  avec  une  grande  précision,  si  un  élément  anatomique  est 
plein  ou  creux,  s'il  est  solide  ou  s'il  présente  une  enveloppe  cir- 
conscrivant une  cavité  renfermant  un  liquide  avec,  des  granules  en 
suspension.  Beaucoup  d'infusoires,  les  leucocytes  et  autres  élé- 
ments anatomiques  cellulaires  abandonnent,  en  se  décomposant, 
des  granulations  douées  d'un  mouvement  brownien  Irès-vif,  qu'il 
faut  se  garder  de  considérer  comme  indiquant  un  mouvement  de 
locomotion  animale  propre  à ces  particules.  Dans  certains  cas,  les 
éléments  anatomiques  renferment  un  fluide  tellement  dense  que 
le  mouvement  brownien  est  peu  marqué  ou  même  n'existe  pas  ; 
mais  pour  peu  qu’on  ajoute  de  l’eau  à leur  préparation,  celle-ci 
pénétre  par  endosmose  dans  la  cavité  de  l'élément  anatomique, 
et  le  mouvement  brownien  commence  à se  manifester  ; c'est  ce  qui 
arrive  pour  les  leucocytes,  etc. 

Les  corps  d'une  densité  considérable,  comme  les  particules  mé- 
talliques, calcaires,  etc.,  doivent  être  plus  petites  que  les  autres  pour 
que  le  mouvement  se  produise  d'une  manière  aussi  intense  que  .sur 
les  corps  d’une  densité  peu  supérieure  ou  peu  inférieure  à celle  de 
l’eau.  Le  mouvement  est  plus  vif  dans  l'eau  cl  dans  les  autres  li- 
quides chauffés  qu’à  froid  ; mais  l’électricilé,  la  lumière,  etc., ne  le 
modifient  pas.  On  est,  par  suite,  conduit  à supposer  que  ce  mou- 
vement est  dû  aux  impulsions  que  chaque  particule  reçoit  de  la 
part  du  calorique  rayonnant  émis  par  les  corps  voisins. 

Le  mouvement  brownien  n'a  aucune  analogie  avec  les  mouve- 
ments sarcodiques,  et  amiboîdes,  ni  avec,  les  mouvements  ciliaires 
dont  il  sera  question  dans  la  troisième  partie  de  ce  livre.  Leur  assi- 
milation et  Icui'  rapprochement  établis  par  quelques  auteurs  dans 
le  but  de  trouver  une  explication  à certains  phénomènes  physiolo- 
giques constitue  une  erreur  des  plus  graves  et  dns  plus  singulières 
que  puisse  faire  commettre  la  temlauce  à substituer  les  suppositions 
à l’observation. 
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II  dure  indèriniment  dans  les  préparations  anatomiques  qui  con- 
tiennent des  granules  en  suspension  dans  des  liquides  assez  tenus 
pour  que  celle  oscillation  ail  lieu.  J'ai  des  préparations  de  pous- 
sière de  charbon  et  autres,  conservées  dans  l’eau  depuis  1853,  dans 
lesquelles  ce  mouvement  n'a  jamais  cessé. 

AIIT.  II.  UES  POUSSIÈRES. 

665.  Il  est  commun,  ainsi  qu’on  lecompreiid  aisément,  de  trouver 
isolés  ou  réunis,  dans  bien  des  sortes  de  préparations,  tels  ou  tels  des 
corpuscules  qui  composent  les  poussières,  il  n’est  pas  rare  de  voir 
raltenlion  de  ceux  qui  ne  les  connaissent  pas  encore,  fixée  et  détour- 
née de  l’examen  de  l'objet  A étudier.  Aussi  est-ce  une  étude  préa- 
lable fort  utile  à faire  que  celle  qui  con.siste  à examiner  la  consti- 
tution des  poussières  déposées  sur  un  porte-objet  humecté  ou  non 
de  glycérine,  laissé  soit  en  quelque  point  du  laboratoire  ou  du  ca- 
binet de  travail,  jusqu’i'i  ce  qu'elle  en  soit  recouverte,  soit  à l’air 
libre  *.  On  peut  aussi,  dans  le  même  but,  prendre  un  lambeau  d’une 
toile  d’araignée  couverte  de  poussière. 

On  verra  que  la  poussière  proprement  dite  est  formée  d’une  mul- 
titude de  corpuscules  solides  dont  le  diamètre  varie  depuis  0"’",00f 
et  moins,  jusqu’à  0‘""‘,150  environ.  Leur  densité,  bien  qu’elle  soit 
réellement  plus  grande  que  celle  do  l’air,  est  diminuée  par  la  couche 
gazeuse  adhérente  par  capillarité  à la  surface  des  objets  de  très- 
petite  dimension,  laquelle  fait  corps  avec  eux  et  les  suit  dans  leurs 
mouvements;  de  là  résulte  que  l’impulsion  de  l’atmosphère  en 
mouvement  les  enlraiiie  et  les  soulève  facilement,  puis  ils  vont  se 
déposer  dans  les  lieux  où  l’air  est  calme. 

660.  La  poussière  se  compose  : l"  de  granules  de  matières  miné- 
rales très-diverses,  surtout  calcaires  cl  siliceuses,  de  forme  générale- 
ment polyédrique,  irrégulière,  à angles  arrondis;  2“  de  fragments 
d’éléments  anatomiques  ou  de  tissus  végétaux,  tels  que  fragments  de 
fibres  ligneuses  et  de  cellules  d’espèces  diverses  ou  même  entières; 
de  cellules  du  liber  provenant  des  èlofl'es  ; de  nombreuses  variétés 
de  poils  de  plantes  (fig.  1 5-i),  de  cellules  filamenteuses  des  aigrettes 
des  fruits,  etc.,  telles  que  celles  des  salicinées,  du  coton,  etc.  ; de 
grains  de  pollen,  do  fécule  ; de  Ihèques  ou  sporanges  diverses;  de 


* Voy.  flirt,  t'oiisiière  ilu  Dictionnaire  île  Médecine,  m'élût.  18.55,  par  l.ittré 
et  P.ohiii  et  t‘2’  éililion.  1865.  — .V.  l’oucliet,  Hétérogénie.  Paris,  1864.  — Jules 
Ouval,  Dre  ferment»  organùé».  Paris,  1869,  in-4‘,  p.  11. 
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spores  de  ci  yplogames  souvent  apparlciianl  à des  espèces  noni- 
breuscs,  etc.  ; de  noir  de  fumée,  de  fragments  microscopiques  ou 
non  de  charbon;  3“  d’éléments 
anatomiques  entiers  ou  brisés, 
ou  de  fragments  de  tissus  ani- 
maux, tels  que  : écailles  de  pa- 
pillons et  autres  insectes  ; cellu- 
les épithéliales  desséchées  ; poils 
ou  fragments  de  poils  des  insec- 
tes et  des  vertébrés  ; barbes  et 
barbules  des  plumes  ; fragments 
d'animaux  articulés  de  très-petit 

, . , , ^ Fig-  134.  — Poil  rameux  ronslilMi*  par  une 

VoiliniC  , lois  qU6  les  aoariens  Jgiiie  cellule  plusieurs  lois  subdivisée. 

(fig.  155, 6),  squelettes  d’infusoi- 
res siliceux  et  autres,  surtout  dans  les  temps  de  grands  vents;  cor- 
puscules indéterminés  de  nature  azotée,  parmi  lesquels  il  en  est 
d'arrondis,  etc.,  offrant  les  caractères  d'infusoires  entiers  desséchés. 

Dans  beaucoup  d'industries,  il  s’élève  des  poussières  qui,  entraî- 
nées par  l'air  jusque  dans  lesbron- 
ches,  sont  plus  ou  moins  nuisi- 
bles, surtout  lorsqu'elle  pénètrent 
dans  le  tissu  pulmonaire,  puis 
dans  les  glandes  lymphatiques,  où 
on  peut  les  reconnaître  à l’aide 
du  microscope. Telles  sont  les  pous- 
sières de  charbon  de  bois  (lig.  136) 
et  de  houille,  chez  les  fondeurs  de 
métaux,  celles  du  silex  chez  les 
aiguiseurs  et  les  tailleurs  de  grés, 
les  poussières  de  verre  chez  les 
tailleurs  de  cristaux,  etc. 

'667.  Les  poussières  des  vête- 
ments sont  formées  de  granules  n'ayant  rien  de  fixe  dans  leur  dis- 
position réciproqué.  Quelques-uns  de  ces  grains  sont  sans  colora- 
tion propre,  à centre  grisâtre  ou  incolore,  plus  ou  moins  brillants, 
et  à contours  épais,  noirâtres. 

Leur  diamètre  varie  de  5 à 70  millièmes  de  millimètre  et  plus. 

• Poussières  contenant  des  enveloppes  de  Tyrof/ly/jfcw»  (acainis)  entomophagu*  {d‘ê~ 
près  A.  Lahoulbène  cl  Ch.  Robin),  a.  Ovule*  de  l’Acarien.  b b.  L’anima)  vu  de  dos  ei 
côté.  Leis  autres  eorpusculcs  sont  des  enveloppes  provenant  de  la  mue  de  cet  articulé 
ae$  fècea  globuleuses,  des  lUamenls  de  coton,  etc. 

itoBiK.  — Microscope.  54 
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L'eau  reste  sans  action  sur  eux  ; l'acide  aa'tique,  ajouté  à la  prépa- 
ration, les  attaque  à peine  en  dégageant  queLpies  bulles  de  gaz  de 
leur  substance.  L’acide  chlorhydrique  les  dissout  assez  rapidement, 
avec  dégagement  d’une  certaine  proportion  de  gaz,  comme  lorsqu’il 
agit  sur  les  carbonates. 

D'autres  de  ces  grains  irréguliers,  en  quantité  un  peu  moindre, 
offrent  les  mêmes  irrégularités  de  forme,  mais  une  teinle  rouge 
brun  assez  brillante,  que  l’on  remarque,  à l’aide  du  microscope,  sur 
divers  oxydes  et  sur  les  carbonates  de  fer  surtout.  Ces  fragments 
rouge  brun,  irréguliers,  ont  un  diamètre  variant  entre  i à ô5  mil- 
lièmes de  millimètre;  l'eau  ne  les  attaque  pas;  l’acide  acétique, 
ajouté  à la  préparation,  ne  les  attaque  qu’au  bout  de  quelques  heu- 
res, et  fort  p'eu.  Ces  grains  irréguliers  .sont,  au  contraire,  attaqués 
assez  rapidement  par  l’acide  chlorhydrique  de  la  même  manière, 
et  en  même  temps  que  les  grains  incolores  mentionnés  plus  haut 
auxquels  ils  sont  mélangés.  Ce  sont  des  fragments  de  rouille  ferru- 
gineuse. 

6ti8.  Le  charbon  des  poussières  aériennes,  le  charbon  |)orpbyrisè 
impalpable  des  pharmacies,  employé  pour  les  dentifrices  et  autres 
usages,  semblables  chimiquement  au  noir  de  fumée, 
s’en  distinguent  pourtant  en  ce  qu’ils  sont  dépourvus 
de  toute  humectation  huileuse.  Aussi,  ils  se  mêlent 
facilement  à l’eau  et  adhèrent  moins  aux  corps  sur 
lesquels  ils  tombent,  ou  auxquels  ils  se  mélangent. 

L’aspect  extérieur  du  charbon  dit  impalpable  est 
tout  différent  de  celui  du  noir  de  fumée.  Il  se  compose 
bien  d’un  petit  nombre  de  granules  de  charbon,  arron- 
dis, larges  de  1 à tl  millièmes  de  millimètre,  comme 
celui-ci,  mais  la  plus  grande  partie  de  ces  corpus- 
cules est  de  forme  polygonale,  anguleuse,  à angles 
nets  (voy.  fig.  136,  a).  Quelque  petits  que  soient  ces 
fragments,  ils  sont  tout  à fait  opaques,  si  ce  n'est 
lorsque  le  charbon  a été  incomplètement  brûlé 
Alors  les  plus  minces  fragments  ont  une  légère 
teinte  briinétre.  Ces  fragments  ont  la  faible  épaisseur  des  parois 
des  cellules  végétales  dont  ils  proviennent.  Ils  sont  généralement 

‘ charhom  ]rr\»  dans  des  gan(;lions  hroncliiqm>s,  tuiirs,  du  volume  d’une 

noLseUe.  sur  un  sujet  de  «>mxanle  ans  environ,  servant  aux  dissections,  dont  le  pou- 
inmi  était  lr(‘S-noir,  u.  Ktns  granules  arrondis  ou  iHtlyédrifiiies  r,  r/.  f.  firaniiles  ou 
iaiiudlo  poivédriqiiRS  aoKokMix,  longs  de  I à t»  centièmes  de  niilümélie  mélangés  ni 
.’mez  gtaml  nombre  aux  pri'cirdciUs.  Groasissement  de  .^lOO  diamètres. 


Kig.  tôt)  *. 
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en  forme  de  table,  soit  triaii^uluire,  soit  iiTégiiliéreiiieiit  polygo- 
nale, et  plus  rarement  rectangulaire  (fig.  13(î,  b,  c).  La  largeur  de 
ces  tables  varie  entre  5 millièmes  de  millimètre  et  fi  à 8 centièmes 
de  millimètre.  Leurs  bords  sont  nets,  non  amincis  en  biseau,  sans 
reflets  ni  transparence  .spèciale. 

Souvent  on  retrouve  sur  ces  fragments  les  ponctuations  où  les 
raies  des  cellules  et  vaisseaux  ponctués  des  végétaux  qui  ont  servi 
à fabriquer  le  charbon,  au  point  même  de  permettre  d'en  déter- 
miner la  provenance,  lorsqu'il  s’agit  des  conifères  particulière- 
ment. 

Tous  ces  dèlails  doiventêtre  connus,  parce  qu’on  renconlre  souvent 
dans  diversespréparations  des  fragments  de  ce  genre  (lig.  lôfi,  c,d,  1), 
et  spécialement  dans  les  li(|uides  qu’on  a concentrés  par  évapora- 
tion et  dont  on  veut  examiner  les  cristaux.  Or  il  importe  de  ne  pas 
les  prendre  pour  des  cristaux,  ainsi  (pie  cela  a été  fait  par  suite  de 
la  netteté  des  bords  de  certains  d'entre  eux. 

Pour  le  volume  de  la  très-grande  majorité  dos  granules,  la  teinte 
générale  (le  mode  de  réfraction  de  la  lumière  excepté)  et  l'intensité 
du  mouvement  brownien,  rien  ne  ressemble  plus  au  pigment  que 
les  granules  du  noir  de  fumée,  lorsqu’ils  ne  sont  pas  agglomérés  en 
petits  gi'ou|>es,  comme  ils  ont  de  la  tendance  à le  faire;  et  cela, 
soit  qu’ils  proviennent  de  la  suie,  de  l’encre  de  fdiine,  de  l'encre 
d’imprimerie,  du  noir  de  bougie  ou  du  noir  d’ivoire,  du  poumon, 
des  ganglions  bronebiques  (en  ayant  soin  ici  d’éliminer  les  véri- 
tables fragments  microscopiques  de  charbon  de  bois,  toujoui's  peu 
nond)reux  à cété  des  granules  de  noir  de  fumée).  Dans  le  charbon 
porphyrisé,  les  granules  sont  noirs  et  opaques  ; les  plus  grands  ont 
la  forme  do  tables  peu  épaisses,  d’un  contour  irrégulier,  anguleux. 
Le  noir  de  fumée  proprement  dit  ne  renferme  pas  des  fragments  en 
forme  de  tables.  Il  est  composé  de  fins  granules  de  un  à deux  mil- 
lièmes de  millimétré,  accompagnés,  quand  il  est  grossier,  d'un 
très-petit  nombre  d’autres  granules  anguleux,  mais  souvent  à angles 
mousses,  larges  au  plus  de  5 à 8 millièmes  de  millimètre,  d’un  ton 
brun  jaunâtre,  foncé  sur  les  bords.  Iteaiicoup  de  ces  granules  sont 
agglomérés  en  amas  de  formes  et  de  grandeurs  diverses,  ou  en 
chapelets,  etc. 

fifiO.  Fréquemment,  dans  les  poussières  qui  accompagnent  beau-  ’ 
coup  d'objets  examinés  au  microscope,  se  trouvent  une  ou  plusieurs 
des  théques  ou  sporanges  stipités,  bispores  on  multispores  à spores 
superposées  en  forme  de  massue  brunâtre,  venant  des  Puccinies,  des 
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Phragmidium  ou  dos  spores  d’autres  cliainpigiions  arthrosporcs, 
soit  sphériques,  des  L'redo,  elc.,  soit  en  massue  pédiccllêe  ou  fusi- 
formes, Iraiisversaleiiient  cloison- 
nées des  Sporocaduf , des  Baclri- 
diim,  des  Seplonema , et  autres. 

137. — Tiiôqur  uu  spoiatififT  siipitiMic  Oïl  y trouve  surtout  souveiit  des 

aadm,H,rium  doni  les  cellules  su|H>r-  spopanccs  pédiccllés  du  Cladospo- 
posiVs  oui  leur  coiileiiu  en  segmenta-  ^ ^ 

lion.  riuni  herbarum  (lig.  137). 

On  y trouve  souvent  aussi  des  chaires  de  spores  d'Æcidium  et 
des  spores  isolées  ou  en  chapelet  de  Futnayo  que  font  distinguer 
leur  couleur  brunàlre  et  leur  forme  sphérique. 

On  s'habituera  rapidement  à distinguer  les  grains  de  pollen 


Kic.ir>8.  — Unpriinde  pol- 
)pn  du  l*elargonium  so* 
naïf  W.  >11  de  deuic  cAtês 
dilli^renU  pour  en  mon* 
trer  la  forme.  — A,  de 
cûlé.  — D,  par  «m  exlr»'»- 
milé  {iun  diamètre*!. 


Fiç.  159  — firaln  de 
Ftdlen  du  Cichorium 
InltjhuM  L.,  vu  de 
deiix  côtés  diflêrents 
(iUn  diamètres). 


Fig.  lin.  — Deux  rellnles 
contenant  des  grains  d’a- 
midon piUes  dans  un  lu- 
tterculede  |>omme  de  terre, 
grossies  "SKI  fois  environ. 
(D'après  Diicbartre.) 


dont  la  forme  bien  déterminée,  la  teinte  foncée,  la  surface  souvent 
hérissée  de  pointes,  de  mamelons  (fig.  138)  ou  réticulée  (lig.  139), 
frappent  au  début  des  observations.  Pour  cela  il  suffira  d'avoir 
examiné  le  pollen  des  lleurs  de  quelques  familles  de  plantes  au 
début  des  études  microscopiques. 

On  fera  de  même  poui'  les  fruits  et  les  raeiiios  féculents, 
en  raison  de  la  présence  fréquenle  des  grains  d'amidon  dans 
les  préparations  extemporanées  les  plus  diverses.  Ceux  qii’on 
trouve  le  plus  habituellement  sont  ceux  des  graminées  qui  vien- 
nent de  l'empois  d’amidon  usité  pour  le  blanchissage,  hniir  fort 
pouvoir  réfringent,  leur  forme,  leurs  lignes  concentriques  au- 
tour du  centre  ou  hile  de  chaque  grain,  et  au  besoin  l'action  de  la 
teinture  d’iode  les  leront  aisément  reconnaître. 

On  devra,  par  con.séqueni,  étudier  comparativement  les  fécules  de 
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riz,  de  maïs,  d'orge,  d'avoine,  de  blé  à l'élal  de  farine  et,  dans  le 
pain,  les  biscuits,  ainsi  que  la  fécule  de  pomme  de  terre,  (flg.  140.) 

On  devra  aussi  étudier  les  poils  ca- 
duques de  quelques  plantes,  telles  que 
ceux  des  platanes,  des  labiées,  etc. 

On  fera  de  même  pour  les  feuilles 
de  thé  et  de  quelques  autres  plantes 
dont  les  fragments  imperceptibles 
tombent  souvent  avec  les  autres  par- 
ticules des  poussières  dans  les  liqui- 
des ou  sur  les  tissus  que  l'on  pré- 
pare. Cette  étude  est  surtout  impor- 
tante en  ce  qui  touche  la  structure 
des  cellules  jaunâtres  polyédriques, 
des  couches  friables  résinoïdes  des 
bouchons  de  liège,  qui  tombent  à 
chaque  instant  dans  les  flacons  des- 
tinés  â conserver  les  liquides  qu'on 

veut  étudier  et  qui  surnagent  : ceux-ci  fréquemment  sont  emportés 
avec  eux  dans  la  préparation. 

070.  Parmi  les  objets  qui,  venus  des  poussières  ou  des  linges 
à essuyer  les  lames  de  verre  qui  se  trouvent  souvent  dans  les  pré- 
parations, il  faut  signaler  les  filaments  microscopiques  de  coton,  de 
chanvre,  de  lin,  de  soie,  de  laine,  etc.  On  dovra,|  par  conséquent,  en 
étudier  les  caractères  dès  le  début  des  études  microscopiques , d'a- 
près des  spécimens  pris  sur  des  étoffes  que  l'on  sait  être  faites 
de  ces  diverses  matières,  pour  se  familiariser  avec  leurs  caractères 
et  ne  pas  les  prendre  pour  quelqu'un  des  objets  cherchés. 

Il  faudra  le  faire  particulièrement  pour  les  cheveux  (fig.  lil 
ahcd)  de  diverses  nuances  comparés  aux  autres  variétés  de 
poils  et  'au  duvet  de  la  surface  du  corps  humain..  On  compa- 
rera de  plus  ceux-ci  aux  poils  de  quelques  variétés  des  laines  teintes 
ou  non  ; car  tous  ces  filaments  ont  les  caractères  des  poils  en  général 
et  différent  pourtant  assez  pour  être  distingués  aisément  les  uns  des 
autres,  tant  par  leur  forme,  leur  volume,  que  par  la  présence  ou 
l'absence  du  canal  médullaire,  la  largeur  de  celui-ci,  l'aspect  de 
son  contenu,  la  disposition  de  la  couche  de  cellules  épithéliales  qui 
les  recouvre,  etc.  Il  n'est  pas  de  description  qui  puisse  répondre  à 
tous  les  cas  qui  se  présentent  et  remplacer  cet  examen,  qui  est 
des  plus  fa'  ilcs,  du  reste.  D'autre  part,  son  importance  pour  les 
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reclierchps  médico-légales  et  anti’es  est  facile  à comprendre.  Il 
suffira  pour  se  guider  de  suivre  la  deseriplion  générale  des  poils 
examinés  au  microscope,  telle  qu’elle  se  trouve  dans  les  diction- 
naires de  médecine  et  les  ouvrages  d’anatomie. 

Dans  les  poils  de  laine,  ce  peuvent  être  ceux  de  la  jarre  ou  poils 
grossiers,  plus  gros  du  tiers  à la  moitié  que  ceux  de  la  laine  propre- 


ment dite,  et  pourvus  d’un  canal 


Tiff.  142.  — Poils  (1«  lu  jarro  de  mouton. 
On  voit  en  «les  ceMulos  im^dnllaires 
aans  granules.  En  B.  elles  sont  pleines 
de  granules  qui  les  rnasqiienl. 


médullaire  (fig.  142,  a,  b,  c,  il). 


Fii;.  115.  ~ AlICn.  Poils  de  l«ine  do 
mouton  de  diverses  groS!>eiirs  sans  ca- 
nal médullaire.  E.  Coui>e  de  cesdiveis 
jtbils.  (D'après  Alcan.) 


plein  de  cellules  encore  reconnaissables  (n),  ou  masquées  par  les 
granulations  réfractant  fortement  la  lumière  qu’elles  renferment. 

Les  poils  de  la  laine  proprement  dite  sont  épais  de  ô à t cen- 
tièmes de  millimètre  dans  les  laines  communes,  de  20  à 25  mil-  ' 
lièmes  dans  les  laines  fines.  Ils  sont  tlexueux,  {dépourvus  de  canal 
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médullaire  (fig.  143,  a,  b,  r,  d),  plus  transparents  que  ceux  de  la 
jarre,  à moins  qu'ils  ne  soient  teints.  Les  uns  et  les  antres  sont 
tapissés  d’une  couche  de  minces  cellules  épithéliales,  imbriquées 
sans  noyaux,  souvent  en  partie  détachées  du  poil  et  alors  saillantes, 
hérissant  le  poil.  Sur  les  poils  de  laine  usée,  ces  aspérités  ont  par- 
fois disparu,  et  la  substance  du  poil  se  fend  et  se  désagrège, 
lais  poils  de  lapin  (fig.  144)  sont  pins  minces  que  les  précédents. 


Fi};,  t u.  — l'uiiü  Inpin.  A.  Poil  vohi- 
iniiKMix.  U,  C,  D.  Poils  lins.  iD’apn’*»  \\~ 
can;  dessins  de  Lackerbauer.) 


Fi}{.  145.  — Poils  de  chat  (.\ OCDE  F) 
Coupe  de  ces  poils  monti  ant  le  ca> 
nal  médullaire,  plein  ou  vide.  (Ü'a- 
prés  Alcan.) 


formés  d’une  couche  mince  de  substance  pileuse  à canal  médullaire 
cloisonné.  Sur  beaucoup  de  rongeurs,  comme  les  rats,  les  souris, 
les  poils  sont  constitués  d’après  le  même  type. 

Les  poils  de  chat,  as.sez  fréquents  dans  les  poussières,  sont  assez 
rigides,  ont  des  cavités  médullaiies  analogues  à celles  des  poils  de 
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lapin  (fig.  145),  mais  plus  petites  et  cessant  d'exister  assez  loin  de 
la  pointe  (B).  Le  bord  des  cellules  de  leur  couche  épithéliale  forme 
à leur  surface  des  lignes  transversales  bien  dessinées. 

On  devra  aussi  examiner  de  même  des  poils  de  chat,  de  rat,  de 
lapin,  de  cobaye,  de  chien,  etc.,  qui  se  trouvent  parfois  dans  des 
conditions  analogues  à celles  qui  viennent  d'ètre  notées,  au  milieu 
des  objets  préparés,  dans  les  laboratoires  surtout.  Les  différences 
qu’ils  offrent  à côté  de  ceux  des  autres  inammiféres  les  font  du  reste 
aisément  reconnaître. 

Quant  aux  (ilanients  de  la  soie,  jsoumis  ou  non  à lu  teinture,  ils 
se  distinguent  aisément  des  fils  de  coton,  de  chanvre,  etc.,  par  leurs 
réactions  en  tant  que  substances  azotées  et  par  l'absence  de  cavité 
centrale.  Ils  se  distinguent  des  poils  par  l'absence  de  canal  mé- 
dullaire d'une  part  et  de  l'autre  par  le  manque  de  revêtement  de 
cellules  épithéliales  imbriquées.  De  plus,  on  voit  que  ce  sont  des 
filaments  homogènes,  sans  granulations  intérieures , etc  , irrégu- 
lièrement aplatis,  à surface  lisse  et  larges  seulement  de  7 à 15  mil- 
lièmes de  millimétré.  Tous  colorent  la  lumière  hianclie  polarisée. 

671.  Les  plumes  devrçnt  également  être  préalablement  observées 
avec  soin.  Chaque  barbule  (fig.  146)  est  formée  d’une  côte  du  bord 
inférieur  de  laquelle  se  détache  une  mince  bordure  membraneuse 
{(li)  trés-pàle.  La  côte  porte  de  petites  pointes  vers  sa  terminaisoh(/<). 
Lesbarbulesdu  côté  opposé  (j),  ou,  si  l’on  veut,  celles  qui  les  cioi- 
sent  en  venant  de  la  barbe  voisine  (ÿ),  ont  cette  bordure  inférieure 
bien  plus  étroite  et  divisée  bientôt  en  crochets  qui  griffent  et  retien- 
nent chacun  la  côte  de  la  barbule  que  croise  celle  qui  les  porte  (/  d); 
d’où  l'adhérence  des  barbules  les  unes  aux  autres.  l'rés  du  bout  de 
la  barbule,  ces  crochets  se  réduisent  é une  pointe  pi'esque  droite, 
mousse  ou  aiguë  {f),  ou  à un  étroit  prolongement  foliacé  (g)  plus  ou 
moins  long.  Ces  dernières  dispositions  se  retrouvent  sur  toules  les 
plumes  molles,  ù barbules  non  adhérentes  les  unes  aux  autres.  Ce 
sont  les  barbules  détachées  plus  que  les  barbes  qu'on  voit  dans  les 
poussières. 

Dans  les  plumes  du  duvet  (fig.  147,  a),  les  barbules  (d  /)  sont  ré- 
duites à la  côte  formée  de  cellules  allongées  soudées  bout  il  bout, 
renflées  en  nœud  portant  ou  non  deux  petites  pointes  à son  extré- 
mité externe.  Ces  barbules  sont  très-minces , aplaties  et  par  suite 
paraissent  étroites  et  foncées,  ou  riibaniiécs  et  pâles,  selon  qu’un 
les  voit  de  face  (f)  ou  de  côté  Id  i );  sur  le  bout  des  plumes  molles 
les  barbules  sans  crochet  (b)  sont  aussi  formées  de  cellules  ar- 
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ticul^os  bout  à bout  dont  l’extrémité  externe  est  rendée  et  proloii 
gée  ou  non  en  pointe  plus  ou  moins  longue  (e). 


Fig.  1i6.  — i'Iumc  lectrice  de  railc  d'une  poule  faisane,  grossie  4ü()  fois.  a.o  et  ed, 
sont  les  barbes  de  U plume  portant  de  chaque  côt^  une  rangée  de  barbiili^ 


On  trouve  souvent  dans  les  préparations  d'ul)jcts  divers  sur  les- 
quels est  tombée  de  la  poussière,  suit  des  fragments  de  barbe  avec 
leurs  barbiiles,  soit  des  débris  de  ces  dernières  seulement.  Tantôt 
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rp  sont  de  . pUps  dont  il  vipnl  d'êlip  pn, Ip  (c,  ,/).  d aulros fois  ce  sont 


dos  barbules  à crocliels  (tig.  14(i, 
/,  f)  on  simplement  à bordure 
membraneuse  (i). 

672.  bans  les  poussières  des  la- 
boratoires, il  existe  souvent  des 
écailles  et  des  poils  d'insectes,  qui 
SP  mêlent  aux  objets  préparés. 
Leurs  variétés  de  forme  et  d'aspect 
sont  trop  nombreuses  d’une  espèce 
a I autre  ou  même  d’une  partie  du 
corps  à l'autre  pour  qu'il  .soit  pos- 
sible d'en  donner  une  idée  exacte 
par  les  descriptions.  Leur  prépa- 
ration étant  des  plus  faciles,  leur 
examen  devra  être  fait  en  les  re- 
cueillant successivement  sur  plu- 
sieurs parties  du  corps  et  des 
membres  de  quelques  ■ papillons, 
cbenilles,  coléoptères,  Lépisma, 
Podures,  etc,,  afin  d’éviter  de  les 
prendre  pour  quelque  partie  ap- 
parteiiant  aux  préparations  d’au- 
tres objets. 

C7Ô.  Les  fibres  libériennes  qui 
ferment  les  fils  de  cbanvre(lig.  L49 
ahrd)  Pt  du  lin  (tig.  H8  abcd) 
sont  formées  d’étroites  cellules  su- 
perposées bout  à bout,  contiguës 
et  adhéreiiles  par  leurs  extrémi- 
tés, de  manière  à former  de  min- 
ces filaments  prismatiques;  sur  ces 
filaments  on  retrouve  souvent  d’es- 
pace, en  ps|iace,  des  lignes  trans- 
versales (fig.  148  c)  marquant  le 
Iioint  d 'adhérence  des  cellules  dont 
la  cavité  n’est  souvent  plus  recon- 
naissable. 

tjuaiid  les  étoffes  de  lin  et  de 
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chanvTP  sont  iisiVs,  1rs  filamonts  s’isolonl  los  uns  des  autres,  de- 
viemieiit  plutôt  cylindriques  que  poycdriques,  plus  ou  luoiiis  striés 
en  long  et  présentent  d’espace  en  espace  des  espèces  de  renlleinenls 


Fig.  148.  — Fihros  Uti^rienncs  dn  lin, 
grossies  4(>0  fuis.  (D'après  Alcan.) 


Fig.  149.  ^ Fibres  lilH*i  ieiines  du  chanvre, 
grossies  1^)  fois.  (D'après  Alcan.) 


plus  ou  moins  fissurés  eux-mémçs  dans  le  même  sens.  Dujardin 
a fait  remarquer  avec  raison  que,  dans  ces  conditions,  sur  tous  les 
points  où  les  filaments  ont  été  pliés,  au  lieu  de  se  rompre,  ils  se 
sont  fissurés,  et  l'écartement  des  filaments  secondaires  dus  à cette 
déchirure  amène  ces  renllcmciits  pris  autrerois  pour  des  nodosités 
naturelles.  Quand  ces  filaments  sont  rompus  réellement  ou  dans 
les  points  où  ils  sont  coupés,  ils  ont  de  la  tendance  à se  subdiviser 
en  lihrillcs  épaisses,  de  ! à quelques  millièmes  de  inillimétre 
(lig.  l it)  b c). 
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l es  poils  du  colon  se  distinguent  aisément  par  leur  forme  de 


minces  filaments,  larges  de 
1 à 2 centièmes  de  inillimè- 
Ire,  creux  (fig.  150  e,  f)  ru- 
bannês,  aplatis,  se  présentant 
de  face,  ou  de  côté  (ahc)  ou 
contournés  plusieurs  fois  sur 
eux-mémes.  ils  peuvent  être 
incolores  ou  colorés  par  la 
teinture  des  étoffes  qu'ils  for- 
maient. 

L'eau  iodée  ne  teint  pas 
sensiblement  en  jaune  les  poils 
ou  tubes  du  coton;  si  on  fait 
■pénétrer  entre  les  deux  lames 
de  verre  d’une  préparation  de 
ces  fllaments  une  goutte  d'a- 
cide sulfurique,  iisse  gonflent. 
Si,  du  côté  opposé,'  on  ajou- 
te, un  peu  après,  une  goutte 
d'eau  iodée  on  voit  se  pro- 
.duire,  au  moins  sur  une 
zone  plus  ou  moins  large,  la 
belle  teinte  bleue  d'iodurc  de 
cellulose  ou  d'amidou.  Ils  ont 
une  action  chromatique  éner- 
gique sur  la  lumière  blanche 
polarisée. 


CHAPITRE  VIII 

Dm  et  de  leora  asages. 


674.  On  donne  le  nom  de  lest-objets  à des  préparations  transpa- 
rentes, faites  à l'aide  d'animaux  ou  de  végétaux  microscopiques, 
d'organes  ou  d'élémeuts  anatomiques  des  plantes  ou  des  animaux, 
qui  présentent  des  particularités  de  structure  compliquées,  géné- 

’ Filomitnls  (Ml  |toiU  (lu  colon,  grossis  2.VI  luis.  a,b,c.  Filaments,  vnsüecùli*. 
(I.  Filamoiit,  vu  eu  pailio  Je  race  en  {>ariie  de  côU^  e,  f.  Coiit>es  des  fllaments  ou 
|H>iK.  (U'apiès  Alcan;  photographie  de  Lackerliauer.) 
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raictncnt  à contours  très-délicats,  mais  pourtant  nctlcnioiit  déli- 
mités. Ces  préparations  servent  à juger  la  valeur  coiiiparutive  des 
objectifs,  d'après  la  facilité  et  la  netteté  avec  lesquelles  ces  instru- 
ments font  reconnaître  ces  détails  de  structure  ou  en  font  distin- 
guer plus  les  uns  que  les  autres. 

L'emploi  habituel  et  1e  nom  des  lest-objet»  (du  mot  anglais  test 
pierre  de  touche)  se  sont  répandus  depuis  la  publication  d’un  mé- 
moire sur  ce  sujet,  par  Goring,  en  1837;  mais  déjà  en  18'23,Le  Baillif 
avait  proposé  comme  moyen  d’arriver  à déterminer  la  valeur  des 
objectifs  l’usage  des  préparations  de  diverses  éc^iilles  de  papillons 
dites  plumules,  l'examen  des  divisions  du  micromètre,  de  la  queue 
des  spermatozoïdes,  etc.  Les  test-objets  de  Le  Baillif  et  Goring  ont 
été  vulgarisés  surtout  par  Charles  Chevalier,  dans  son  Traité  des 
microscopes  (1839). 

Les  test-objets  le  plus  en  usage,  servant  à juger  l'achromatisme 
et  la  pénétration  des  lentilles  objectives  du  microscope,  sont  les 
suivants  : 1.  Forbicine  ou  Lepisma  saccliarina,  Linné  (écailles); 
2.  Pieris  brassicœ,  L.  ; 3.  Pieris  rajiœ,  Latreille  (écailles)  ; i.  Zijgæna 
Alexis,  Fabricius  (écailles);  5.  Satyrus  Janira,  Linné  (écailles); 
(>.  Podura  plumbea,  Linné  (écailles)  ; et  les  diatomées  suivantes  : 
7.  Pleurosigma  attenuatum,  W.  Smith;  8.  Pleurosigma  angulatum, 
\V.  Smith;  9.  Navicula  Spencerii;  10.  Navicula  re/ietn,  Kützing; 
11.  les  Grammatophora  ; 12.  Slriatella  unipunctata,  kgardh  (Acb- 
nantes  unipunctata,  Carmichaël,  Diatoma  rigidum,  de  Candolle),  et 
autres  indiquées  ci-après. 

On  peut  aussi  se  servir,  pour  juger  de  la  pénétration  des  objec- 
tifs, (les  leucocytes  gonflés  par  l’eau  et  dont  les  fines  granulations 
moléculaires  sont  douées  du  mouvement  brownien. 

675.  L’un  des  plus  anciens  des  test-objets,  anjourd’hui  aban- 
donné, est  celui  que  l'onrnis.sent  les  écailles  de  la  Lepisma  sacclia- 
rinû,  insecte  de  l'ordre  des  Thysanoures  (vulgairement  }>oisson 
d'argent).  Ces  écailles  présentent  deux  sortes  de  stries,  les  unes 
longitudinales  et  les  autres  obliques  par  rapport  aux  premières.  On 
distingue  deux  formes  dans  les  écailles  du  Lepisma.  Dans  les  unes, 
qui  sont  plus  ou  moins  rondes,  les  stries  ne  se  di.scernent  qu’avec 
un  bon  instrument  grossissant  de  100  à 1.50  diamètres  ; dans  les  au-  _ 
très  écailles,  dont  la  forme  est  une  section  de  cône,  les  stries  se 
montrent  à un  grossissement  de  30  à 40  fois. 

676.  Les  écailles  du  grand  papillon  du  chou  (Pieris  brassicœ)  ont 
été  décrites  par  Charles  Chevalier  comme  présentant  des  stries  Ion 
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j,'itu(linali‘s  ‘'raïuilêes  et  sinmiaiit  des  ranimées  de  perles.  Y.  Mohl  le 
c.onte.'la.  Martin^'  montra  que  tout  dépendait  de  la  façon  d’éclairer 
l’objet.  Il  y a deux  séries  de  lignes  ; les  unes  transversales,  les  au- 
tres longitudinales.  On  distingue  très-bien  ces  deux  séries  de 
lignes,  en  employant  de  la  lumière  oblique  ou  convergente,  mais 
en  employant  de  la  lumière  divergente  on  ne  voit  que  des  lignes 
granulées. 

r.e  test  est  dilTicilc  et  exige  un  bon  objectif  et  un  grossissement 
de  3 à 400  diamètres. 

Le  Baillif  se  servait  aussi  comme  test-objet  des  petites  écailles 
cordiformes  des  ailes  du  niùlc  du  Pieris  rapæ,  dit  vulgairement 
petit  papillon  du  chou. 

677.  Les  écailles  du  papillon  appelé  Salijrus  janira  {Papilio  ou 
Hipparchia  janira),  prises  sur  un  individu  femelle,  ont  d’aboni  été 
recominandèes  par  Ainici,  en  1846,  et  ensuite  par  Y.  Molli  et 
Schacbt.  C’est  un  bon  test  pour  essayer  dans  la  lumière  oblique  des 
objectifs  de  moyen  grossissement.  On  y voit  des  lignes  longitudi- 
nales et  transversales,  ces  dernières  sont  éloignées  les  unes  des 
autres  d’environ  1/1200  de  millimètre.  I.,es  lignes  doivent  se  mon- 
trer bien  nettes  dans  ia  lumière  centrale  lorsqu'on  emploie  des 
objectifs  forts.  Schacbt  recommande  comme  étant  plus  difficiles  les 
écailles  longues  et  transparentes. 

Molli  a fait  remarquer  que  lorsque  le  grossissement  ne  dépassait 
pas  200  fois,  on  ne  voyait  pas  les  lignes  transversales,  qu’en  géné- 
ral, il  fallait  ini  instrument  pourvu  de  bons  et  puissants  objectifs, 
grossissant  de  220  à 300  fois,  pour  les  apercevoir  nettement.  Il 
reconnut  alors  que  les  microscopes  d’.\- 
mici.  de  l’lœssi  et  l’un  de  ceux  d’Oberliæuser 
parvenaient  seuls  à résoudre  ce  lest. 

Les  écailles  de  Podura  plumhen,  dont  les 
micrographes  anglais  font  un  usage  très- 
judicieux  dans  les  essais  de  leurs  micro- 
scopes, forment  avec  les  écailles  de  Pieris 
rapæ  le  meilleur  lest  pour  la  lumière  cen- 
Écaiiio  df  iwiim /./unihm.  traie;  les  marques  à déterminer  sur  les 
Poiliira  plumben  sont  (/iÿ.  l.M)  des  petites  virgules  terminées  par 
une  line  pointe,  en  demandant  de  la  part  de  l'objectif  une  certaine 
faculté  dedéfiiiilion  jointe  à un  bon  pouvoir  séparateur.  (Yoy.  p.  180.) 
Si  l’objectif  est  complètement  réussi,  elles  doivent  di?  plus  montrer 
une  ligne  médiane  blanche  produite  par  la  réfraction  de  la  sub- 
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sUnc43  même,  pt  (|u’iin  iilijpclif  incompléleuipiit  rorriffc  ou  mal  cen- 
tré ne  montrera  jamais  bien  parfaitement. 

De  nus  jours,  on  considérerait  comme  mauvais  uii  inslrument 
(pii,  avec  un  grossissement  de  deux  cents  fois,  laisserait  à désirer 
(pielque  chose  dans  la  résolution  des  écailles  transparentes  du  Sn- 
tijrim  jnnirn.  (le  n'est  que  poui'  des  objectifs  de  puissance  moyenne 
que  les  écailles  fines  de  ce  lépidoptère  peuvent  encore  être  consi- 
déi-ées  comme  un  moyeu  d’essai. 

(578.  .\u  lieu  des  écailles  de  papillons,  on  se  sert  davantage  au- 
jourd’hui des  enveloppes  siliceuses  des  diatomées  en  em|doyant 
celles  qui  offrent  les  stries  les  plus  fines  et  b>s.plus  serrées'. 

Simthrr  de  stries  contenues  dans  de  millimètre  : 


Nuvicula  stri^ilis 15. 

rioiirnsi^Miia  forniosmn 

— hippoianiptis 10.5 

Naviniln  (pletirosi^^ina)  SpeiuiM'ii  . . 10.7 

Pleui'osi^'ina  angulntum  (^rando). . . '25.0 
— — (petite).  . . 27.0 

Navicula  slrigt»sa  ipclile) 31.5  ^ 

~ (Tiitz$ehi:i)  si^inoideu.  . . 41.5 

— (eunotia)  acus 51.2 


l'armi  les  nombreuses  llialoinées,  celles  ipii  méritent  d’étre  si- 
gnalées comme  étant  de  bous  test-idijets  sont  surtout  le  lUcuroKigma 
angulalinn  et  MliKchin  xiijmoiilea,  (mis  le  Savicula  Amicii,  Surirella 
iienuna  et  les  lirammatopiwra  subtilissim»  de  Bailey.  Ces  deux  der- 
niers lests  (ipi’on  peut  obtenir  de  .V.  Bourgogne)  sont  d'une  élude 
difficile. 

Beinicke  {Microscopie  nouvelle,  â vol.  Dresde,  ISfiâ)  a indiqué  le 
Frustulia  saxonica,  monté  dans  du  baume  du  Canada,  comme  étant 
aussi  un  test  fort  délicat.  Les  lignes  transversales  n’en  sont  (las 
trés-serrées,  mais  elles  sont  trés-délicales  et  très-difficiles  à a|)er- 
cevoir.  ' 

Le  Pleuvosigma  nngulalwn  est  un  excellent  lest  (lour  aiqirécier 
la  valeur  résolutive  d’obji'ctifs  puissants  ou  de  force  moyenne,  avec 
la  lumière  obli(|ne.  Toutefois,  ses  stries  doivent  se  montrer  de  la 
façon  la  plus  nette  avec  un  bon  objectif  à immersion  et  sous  l’in- 
fluence du  sini|de  (‘clairage  central.  Avec  l’éclairage  oblique,  ce 

< Vt>yez  sur  co  sujet  Car^)cnU?r  : The  microsco/t.  Fourlli,  édit.  London  1X68, 
p.  lSü-185;  où  se  trmn'eiil  résumés  les  travaux  reinarqinddus  de  \V.  Smith,  de 
SolliU,  etc.,  avec  les  indications  bibliugraplnques  qui  s'y  rapportent. 
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tpst-objpt  n’a  plus  de  valeur  pour  lesobjpclils  àinimersioii.(H.Frey.) 

Eu  pxaiiiiiiaut  d'abord  atlpulivenipiil  le  tcsl  du  Vleurosigma 
anguhlum  avec  des  objectifs  faibles  , on  le  trouve  uni  et  sans 
stries.  Mais  si  l’on  prend  ensuite  l'éclairage  oblique,  des  objectifs 
plus  puissants,  il  arrive  uu  iiioinent  où  l’on  voit  briller  un  système 
de  lignes  dont  les  unes  se  croisent  transversalement  sur  l’cuveloppe, 
tandis  que  d'autres  ont  une  direction  oblique.  Parmi  ces  lignes, 
les  unes  apparaîtront  quelquefois  plus  nettement  que  les  autres, 
suivant  la  façon  dont  la  lumière  oblique  traversera  l'enveloppe. 

Enfin  , en  continuant 


petits  cs[iaces  paraissant  hexagonaux,  élégants  et  fort  resserrés,  sont 
en  réalité  des  points  parfaitement  ronds,  ainsi  que  l'a  démontré  de- 
puis trés-loiigteinps  Nacbct,avec  un  excellent  objectif  à immersion. 
Plus  récemment,  le  docteur  Woodward,  ebirurgic  u-mujor  de  rarmée 
des  Fltats-Uuis,  en  aobtenu  une  photographie  (dont  la  copie  liéliogra- 
pbiqueest  ci-jointe,  fig.  152),  <|ui  ne  laisse  aucun  douteà  cet  égard'. 

' Ajoulims  ici  à ce.  que  iicais  .avons  dit  p.apc  MH,  qu’en  Angleterre  : Doives, 
AVeilliain,  M,adüox,  etc.,  se  sont  appliqués  à obtenir  ile.«  épreuves  d’objets  niicro- 
scopiqiies  divers.  Oiielqiies-iines  .«ont  rcniarqiiablcment  lielles.  En  Amérique,  le 
major  Woodward  a dirigé  rcxi’Ciition  d’un  Allas  pbotograpbiquc  représen- 
tant des  éléments  annlomiipies,  des  lissus  et  antres  objets  inieroscopiipies,  tels 
que  des  Diatofm's^s,  dont  diverses  épreuves,  enlnî  autres  celle  du  ï*tevrosigma,  sont 
très-belles.  (Voy.  J. -J.  Woodward,  Rapport  an  chirunjieit  gèni'rat  tirs  armée» 
de»  Rlal»-l’ni»,  tur  la  liimirir  nu  magnésium  et  la  lumière  eleetrique  appliquée» 
à la  photo-micrographie.  Wasbington,  in-t«,  avec  atlas,  t’ü9  et  1870.) 


/luass  ' ■ 

Fig.  lî»4.  — Surface  du  Pteurosigma  angutntum. 


les  recherches,  elles  se 
dessinent  d'une  ma- 
nière très-prononcée , 
et,  avec  des  conditions 
favorables  d’éclairage, 
on  parvient  è les  voir 
toutes  les  trois  (les  deux 
obliques  se  coupant  à 
angles  d’environ  tiQ“, 
en  inénic  temps  et  avec 
une  extrême  netteté). 


Mais  si  l'on  emploie 
l'éclairage  central  et 
un  objectif  à immer- 
sion, on  voit  que  les 
lignes  qui  forment  de 
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Ces  points  se  montrent  tanUt  sombres,  avec  des  contours  clairs  ; 
tantôt  clairs,  avec  des  contours  sombres,  selon  la  nature  des  chan- 
gements qu'on  fait  éprouver  à la  distance  focale.  Ici  se  présente  une 
question  difficile  et  qui  n’a  pas  encore  été  tranchée  avec  une  entière 
certitude  : les  petits  espaces  ou  les  aréoles  sont-ils  concaves  et 
leurs  contours  en  relief  ; ou  bien,  au  contraire,  les  bords  forment-ils 
des  sillons  et  les  espaces  des  saillies  ? Des  observateurs  distingués 
ont  soutenu  les  deux  propositions.  Frey  regarde  la  dépression 
comme  probable.  Récemment,  M.  Schultze  a émis  la  même  opinion, 
à l’occasion  de  certaines  règles  établies  par  Welcker  ; mais  cette  opi- 
nion est  très-nettement 
battue  en  brèche  par  une 
remarquable  photogra- 
phie faite  par  Lacker- 
baucr  en  1865,  avec  un 
objectif  n“  7 à immersion 
de  Nachet.  Cette  photo- 
graphie, dontj’ai  faitre- 
produire  une  partie  par  la 
gravure  héliographique, 
afin  qu’elle  soit  aussi  fi- 
dèle que  possible,  mon- 
tre (fig.  133)  les  points 
(mal  définis  ici  par  quel- 
ques accidents  de  l’hé- 
iiograpniej  mais  posse  ^ protubérances, 

dant  tous  un  ponctule 

noir  bien  accentué  au  milieu  ',  or,  cette  photographie  ayant  été  ob- 
tenue par  un  accident  de  mise  au  point  de  telle  sorte  que  la  surface 
du  Pleurosigma  était  un  peu  trop  éloignée  de  l’objectif,  il  en  ré- 
sulte que  ces  points  noirs  sont  les  images  des  foyers  formés  par 
chaque  prétendu  alvéole;  on  doit  dès  lors  les  regarder  comme  des 
verrues  transparentes  ou  des  protubérances  hémisphériques. 

Ces  protubérances  sont  amplifiées  ici  environ  trois  mille  fois.  En 
examinant  cette  épreuve  quand  elle  est  tirée  sur  verre  albuminé, 
on  ne  sait  ce  qu'on  doit  le  plus  admirer,  de  l’excellence  de  l’objectif 
ou  de  l’habileté  de  Lackerbauer. 

Un  bon  objectif,  qui  grossit  de  cent  à deux  cents  fois,  doit  laisser 
voir  clairement,  avec  un  éclairage  oblique,  les  trois  combinaisons 
de  lignes,  (juand  on  se  trouve  dans  l’impossibilité  d’obtenir  un  éclai- 
C.  Rotcl.  — HicroK-ope.  55 
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rage  oblique,  on  peut  rcinédicr  à cet  inconvénient  au  moyen  d’un 
condenseur  dont  on  obscurcit  le  milieu.  Un  éclairage  oblique  et 
une  platine  tournante  permettant  d’en  suivre  les  effets,  offrent  de 
grands  avantages.  Un  système  à immersion  fait  voir  très-nettement, 
avec  un  éclairage  central,  et  même  avec  un  jour  défavorable,  les 
espaces  en  question  du  Pleurosigma. 

liC  Pleurosigma  formosum,  dont  une  partie,  vue  dans  la  lumière 
oblique,  est  représentée  (fig.  154) 
d’après  une  photographie  du  doc- 
teur Maddox,  est  un  bon  test  pour 
étudier  la  valeur  des  objectifs  fai- 
bles. (Vc't  une  des  cara|)aces  sili- 
ceuses sur  lesquelles  on  voit  le 
mieux  la  réalité  des  protubérances 
se  projetant  en  série  de  petites 
demi-perles. 

Il  est  beaucoup  plus  difficile  de 
parvenir  à bien  voir,  et  cela  seu- 
lement à l'aide  d’un  éclairage 
oblique  convenable  et  avec  un  ob- 
jectif à correction,  les  autres  test- 
objets,  tels  que  le  Nitzschia  sigmoidea,  le  Surirella  gemma,  et  le 
Gramnuilopliorn  sublilissima.  Le  premier  est  le  plus  facile,  et  les 
deux  derniers  servent  à éprouver  les  meilleurs  et  les  plus  puissants 
objectifs  à immersion. 

La  Sitzschia  sigmoiden  montre  avec  un  éclairage  oblique,  sur 
l’écaille  longue  et  étroite  un  système  de  lignes  transversales  très- 
fines  et  très-serrées.  Les  préparations  de  Mtzschia  sigmoidea  de 
M.  Bourgogne  sont  faites  à sec. 

Le  Surirella  gemma,  vu  par  sa  surface  large,  est  un  corps  plat  et 
ovale  présentant  des  lignes  saillantes,  transversales,  se  dirigeant 
parallèlement  de  haut  en  bas.  Ün  aperçoit  entre  celles-ci,  d'une 
manière  nette  et  avec  facilité,  un  système  de  lignes  transversales 
très-fines. 

Ces  dernières  lignes  transversales,  coupant  les  autres  à angles 
droits,  font  du  Surirella  gemma  un  très-bon  test-objet.  Il  faut 
notamment  qu’on  voie  apparaître  des  lignes  parallèles  entièrement 
courbes,  d’une  extrême  finesse,  donnant  à l'ensemble  l’aspect  de 
la  texture  d’une  corbeille.  (Frey.)  La  préparation  de  cette  diatomèe 
est  de  M.  Bourgogne;  elle  est  failc  à sec.  Avec  une  lumière  extréme- 
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ment  oblique  et  trés-vi^'oureiise,  on  peut  cuiislater  que  ces  deux 
systèmes  de  lignes  sont  dus  on  rè.nli lé  à l'existence  d’une  série  de 
points  ovoïdes  fortement  sen'és  dans  le  sens  de  leur  petit  axe,  en 
lesquels  un  les  résout  ainsi  cl  dont  l'isolement  est  assez  difficile  à 
saisir.  Ils  se  manifestent  plus  particulièrement  par  l’apparence  de 
lignes  obliques  ondulées. 

Les  Grammalophora  stiblilimma  sont  des  diatomées  qui  présen- 
tent sur  leurs  bords  des  lignes  longitudinales  et  transversales.  Ce 
sont  CCS  dernières  qui  sont  très-difficiles  à voir  et  elles  exigent  un 
objectif  parfait.  Elles  sont  préparées  par  M.  Bourgogne  dans  la 
térébenthine  du  Canada. 

La  Navicula  affinis  connue  sons  le  nom  de  test  d'Amici  a été  em- 
ployée, d’après  le  professeur  van  Heurck,  à l’exposition  de  Londres 
de  ISfVi  , pour  juger  les  microscopes.  Ce  test  est  d’une  étude  plus 
difficile  que  celle  du  Surirella  gemma.  Celle  dialomée,  préparée 
par  M.  Bourgogne,  présente,  sur  la  ligne  médiane,  une  raie  large 
cl  profonde  interrompue  au  centre  de  la  carapace.  Parallèlement  à 
la  raie  médiane,  il  y a des  lignes  longitudinales  fortement  marquées 
et  visibles  même  à l’éclairage  central.  Mais  transversalement  aux 
premières  se  montrent  des  lignes  très-serrées  et  d’une  ténuité  ex- 
trême ; ce  sont  ces  dernières  qui  font  que  la  Navicula  affinis  est  un 
test-objet  d’une  grande  valeur;  leur  examen  exige  la  lumière  oblique 
et  un  éclairage  modéré  d'une  façon  convenable. 

D’après  Frey,  la  Navicula  Amicii  montre  des  lignes  longitudi- 
nales, un  peu  sinueuses,  qui  se  distinguent  sans  trop  de  peine  avec 
un  éclairage  oblique  cl  à l’aide  d’un  bon  système  à immersion.  Elles 
sont  distantes  les  unes  des  autres  de  0““,00.'»4  à 0'*“,0Ü5G.  Les 
lignes  transversales  des  exemplaires  placés  dans  le  baume  du 
Canada,  sont  beaucoup  plus  rapprochées  et  d’une  extrême  finesse. 
Il  faut  absolument  un  éclairage  très-oblique  et  une  correction  de  la 
plus  grande  exactitude  pour  résoudre  ces  dernières  stries. 

679.  On  peut  reprocher,  aux  test-objets  d’origine  organique,  de 
n’êlre  pas  semblables,  et  de  n’offrir,  entre  eux,  qu’une  grande  analo- 
gie sans  .similitude  absolue.  Nobert  fabriquait  il  y a vingt  ans  environ 
des  plaques  à groupes  de  lignes  parallèles,  dont  l’écartement  allait 
en  diminuant,  contenaient  dix  groupes.  L’écarlemcnl  des  lignes  du 
premier  groupe  était  do  ',/iooo^"i  du  dernier,  de  V»ooo’"-  ‘^'obert 
a construit,  plus  lard,  des  plaques  qui  ont  quinze  groupes,  et  d’au- 
tres en  dernier  lieu,  qui  en  possèdent  trente.  Ces  dernières  plaques, 
admirables  au  point  de  vue  de  l’art,  coûtent  1 L2  fr.  .'50  c.  Ilarting  a 
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fait  coiinaitre  l'écarteraent  des  lignes  dans  les  différents  groupes. 
1"  Groupe  0,001000  de  ligne  de  Paris. 


5« 

— 0,000550 

— 

lO* 

— 0,005275  ' 

— 

15* 

— 0,000200 

— 

2ü* 

— 0,000167 

— 

25- 

— 0,000143 

— 

30* 

— 0,000125 

— 

L'espace  d’un  millimètre,  dans  le  premier  groupe,  contient 
4i3  lignes;  dans  le  quinzième,  2,215,  et  dans  le  trentième,  3,544. 
L’art  a ainsi  créé  des  stries  aussi  fines  que  celles  des  diatomées. 
Mais  ces  groupes  ont  aussi  l'inconvénient  de  ne  pas  pouvoir  être 
identiques.  La  qualité  différente  du  verre,  et,  d’un  autre  célé,  la 
pression,  plus  ou  moins  forte,  de  la  pointe  du  diamant  qui  trace 
les  lignes,  doivent  nécessairement  déterminer  des  différences.  Les 
appréciations  sur  la  résolution  des  derniers  groupes  sont  encore 
très-partagées  ; il  en  est  de  même  de  la  question,  non  encore  tran- 
chée, de  savoir  où  s’arrête  la  vision  nette  avec  nos  microscopes 
actuels.  Ces  tests  de  Nobert  sont  une  merveille  de  la  mécanique, 
mais  ils  ne  serviront  jamais,  ainsi  qu’on  le  voit,  à caractériser  un 
bon  objectif.  Comme  ils  ne  peuvent  être  étudiés  que  dans  la  lumière 
très-oblique,  et  que  rien  ne  prouve  moins  la  qualité  réelle  d'un 
système  optique  que  cet  essai,  il  faudra  toujours  en  revenir  à un 
test-objet  plus  normal,  le  Pleurosigma,  par  exemple*. 

680.  En  résumé,  les  test-objets  décrits  ci-dessus  ne  peuvent 
donner,  ainsi  que  l'a  fait  remarquer  très-judicieusement  le  profes- 
seur Carpenter,  que  la  notion  exacte  de  deux  des  qualités  requises 
à tout  objectif.  Ces  deux  qualités  sont  la  défimüon  et  le  pouvoir 
résolvant  ou  séparateur.  (Voy.  p.  178  et  180.) 

C’est  surtout  à cette  dernière  qualité  que  se  rapportera  l’action 
de  tous  les  test-objets  que  nous  avons  décrits  ; car  presque  tous 
étant  formés  de  surfaces  striées  ou  ponctuées,  c’est  l’angle  d’ou- 
verture qui  déterminera  leur  visibilité.  (Voy.  p.  182.)  En  fait,  il  n’y 
a que  la  comparaison  qui  puisse  donner  la  véritable  valeur  des 
objectifs,  si  on  prend  pour  type  les  objets  ordinaires,  et  c’est  là  ce 
quil  importe  d’étudier.  Il  ne  faut  certainement  pas  négliger  d’ap- 
peler 1 attention  des  constructeurs  sur  cette  qualité  ; mais  comme 

' Voyez  aussi  sur  le  remplacement  des  test-objels  par  des  mesures  dioptriques, 
le  Iran*  de  Karting  : bas  Mikrvskop.  4867.  2«  édit.,  t.  I,  chap.  ii,  Dwptrisehe 
Bildcehen  als  Prûfungsobjeete. 
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011  a souvent  vu  des  objectifs  capables  de  résoudre  des  tests  très-Hns 
ne  pouvoir  servir  utilement  dans  des  travaux  de  recherches  scien- 
tifiques, il  est  nécessaire  de  ne  pas  attacher  une  trop  grande  impor- 
tance aux  test-objets  qui,  pour  élre  résolus,  ont  besoin  d'étre  étu- 
diés à l'aide  de  la  lumière  oblique. 

D'un  autre  côté,  il  n'y  a guère  que  ceux-ci  dont  l'analyse  soit  assez 
difficile  pour  servir  à donner  des  caractères  dislinctifs  du  premier 
coup.  De  sorte  que  ce  sera  toujours  une  question  d'aptitude  person- 
nelle, que  celle  qui  consiste  & juger  la  valeur  des  objectifs  d'après 
l'examen  des  objets  couranis.  Cependant,  on  peut  dire  que  pour  les 
objectifs  moyens,  les  écailles  de  papillon,  de  Podura,  les  leuco- 
cytes, etc.,  seront  préférés  pour  arriver  é juger  de  leur  valeur 
respective,  au  point  de  vue  de  la  définition  de  ces  corps  avec  tel  ou 
tel  de  r.es  objectifs. 

Après  quelques  essais,  on  arrivera  A se  former  une  opinion  bien 
fondée  sur  ses  qualités.  Pour  les  objectifs  forts,  les  écailles  de 
Podura  plumbea  , les  points  du  Pleurosiyma  angulatum  qu'on  doit 
voir  dans  la  lumière  directe  serviront  A montrer  exactement  la  va- 
leur de  l'angle  d'ouverture.  Si  le  pouvoir  résolvant,  associé  A la  dé- 
finition parfaite  que  doit  posséder  un  tel  objectif,  sont  suffisants, 
l'examen  dans  la  lumière  oblique  achèvera  alors  de  convaincre 
l’observateur  de  la  valeur  optique  de  son  objectif,  mais  il  faut 
remarquer  que,  dans  ce  cas,  l'habileté  déployée  dans  la  disposition 
de  la  lumière  transmise,  est  pour  beaucoup.  Aussi,  quand  on  ne 
réussira  pas  A faire  ressortir  certains  détails,  il  faudra  examiner 
encore  si  cela  dépend  de  pratiques  imparfaites  à cet  égard  ou  de  la 
médiocre  qualité  de  l'objectif 
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681.  La  dernière  partie  de  cel  ouvrage  est  consacrée  A l'exposé 
des  indications  nécessaires  pour  arriver  A préparer,  observer  et 
conserver  en  collections  chacune  des  principales  sortes  d’objets 
organiques  ou  inorganiques  indiquées  par  son  litre,  et  auxquelles 
la  seconde  partie  n’a  dû  faire  que  des  allusions  générales. 

682.  Les  connnen^'iiits  peuvent  avoir  besoin  de  se  laisser  guider 
dans  leurs  premiers  essais  A cel  égard,  par  l'examen  de  prépara- 
tions toutes  faites;  parmi  celles-ci,  même,  il  en  est  qu'il  vaut 
mieux  se  procurer  dans  cet  état  que  de  les  faire  (voy.  p.  ôi5)  ; 
enfin,  il  en  est  toujours  que  l'on  a besoin  d’acquérir  pour  com- 
pléter une  collection,  quelque  riche  qu'elle  soit  déjà.  11  n’est,  par 
conséquent,  pas  inutile  de  noter  ici  quelles  sont  les  princiiiales 
conci  lions  connues,  et  celles  dont  on  peut  acheter  quelques  prépa- 
rations. 

Parmi  ces  derniéi'es,  j’ai  déjA  cité  colles  de  MM.  Bourgogne  père, 
et  Bourgogne  fils,  A Paris',  qui  portent  sur  la  plupart  des  objets 
inicroscopiqucs  animaux,  végétaux  et  inorganiques. 

On  peut  se  procurer  des  préparations  de  tissus  injectés,  chez 
MM.  ^'acllel  et  fils.  Klles  viennent  surtout  de  quelques  laboratoires 
allemands  et  des  préparaleure  anglais.  La  plupart  des  constructeurs 
de,  Londres  tiennent  en  dépût  des  injections  et  d’autres  préparations 
venant  des  préparateurs  anglais  et  autres,  qu'on  peut  acheter  chez 


' Voir  |>oiir  rrinnnéralion  des  es|iéccs  de  pn’parations  livrées  par  ces  artistes, 
Cil.  ttnliiii,  Mémoire  sur  1rs  objets  tjui  peueent  Hte  conservés  en  préparations 
mirrosropiijucs,  transparentes  et  opag  ies.  Paris,  lS50in-8*.  Voy.  aussi  plusiiaul, 
p.  Ô87. 
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eux;  lels  sont  Smith,  Beck  and  Bock  (51,  Cornhill),  Norman 
(14,  Fountain  place,  City  road),  Teiinant  (149,  Strand),  Pillischer 
(New-Bond  Street,  S8),  Stevens  (24,  Bloomsburg  Street),  Topping  (4, 
New-Wiiichesler Street,  Pentonville-Ilill),  etc.  Les  constructeurs  de 
Vienne  en  fournissent  venant  du  laboratoire  de  llyrtl.  A Wûrzburg, 
on  peut  en  aclieter  cliez  llcrbst  et  Scliôpf,  surtout  pour  toutes  les 
parties  dures  des  vertébrés  et  des  invertébrés;  à Magdebourg, chez 
Schâffer  et  C' ; prés  de  Berne,  on  en  acliéle  à l'Institut  microsco- 
pique de  Wabern  ; à Bologne,  chez  le  professeur  Richiardi  , des 
injections  surtout,  ainsi  que  chez  le  professeur  Schrone,  à Naples  ; 
à Anvers,  on  peut  se  procurer  des  tissus  et  des  organes  végétaux, 
chez  M.  le  professeur  11.  van  lleurck;  des  diatomées,  chez  J.  1).  MTil- 
ler , à Wedel  (Holstein). 

liCs  plus  belles  collections  publiques  et  privées  se  trouvent  certai- 
nement en  Angleterre.  Il  faut  citer,  en  |)reniier  lieu,  la  collection  du 
Collège  (les  chirurgiens,  qui  renferme  des  tissus  animaux  et  végi-- 
taux,  des  animaux  et  dt‘s  plantes  microscopiques,  vivants  ou  fossiles, 
do  tous  les  groupes,  dont  beaucoup  ont  été  prépan’-s  par  Quekelt. 
Le  Muséum  d’histoire  naturelle  de  Paris , commence  à avoir  une 
collection  do  cet  ordre  assez  recommandable.  On  cite  ('■gaiement  la 
(collection  de  l'Institut  microscopi(|iie  de  Wûrzburg,  due  surtout  à 
Külliker,  11.  Mûller  et  Fôrstcr,  et  celles  des  universités  de  Munich. 
(i'Édimbourg,  d’L’trechl,  de  Stockholm  et  d’üpsal. 

Parmi  les  colhcctious  particulières  qui  renterinent  surtout  de 
belles  injections,  il  faut  citer  celles  de  llyitl,  à Vienne,  de  Thiersch, 
à Leipzig,  de  kollmann,  à .Munich,  de  Gerlach,  à Kriangeu,  de  Frey, 
à Zurich,  de  Ilis,  à BAlc,  de  Beale,  à l.ondres,  etc.  Parmi  celles  (pii 
renfernient  surtout  des  tissus  squelettiipies  et  dentaires  d'animaux 
vivants  et  fossiles  les  plus  variés,  il  faut  citer  en  premier  lieu  celle 
(le  Carpenter,  à Londres,  devenue,  par  la  générosité  de  ce  savant,  la 
source  de  divers  travaux  sur  l'histologie  comparative  des  os,  des 
dents,  etc.,  puis  celles  de  Williamson,  A Manchester,  de  Tomes,  à 
Londres,  de  Hannover,  à Copenhague,  de  Beissner,  à Dorpal.  F.es 
principales  collections  de  pièces  sur  le  système  nerveux,  sont  celles 
(le  Lenhossek,  de  .Meynert,  à Vienne,  de  I.ockhart-Clarke,  de  Beale, 
à Londres,  de  Beane,  en  Amérique,  de  Stilling,  à Cassel,  de  Jacu- 
bowilsch,  d’Owsjannikow,  à Saint-Pétei'sbourg,  d lvanoff,  à Kiev, 
de  Coll,  à Zurich. 

Parmi  les  collections  renferinaut  des  tissus  normaux  ou  morbides 
divers,  on  doit  citer  celle  de  llarting  et  de  Douüers,  à Utrecht,  de 
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Beale  et  de  Fai  re,  à Londres,  de  Leuckart,  à Leipzig,  deM.  SchulUe, 
à Bonn,  de  la  société  micrographique  de  Francfort,  celle  d’Ùrdoùez, 
que  possède  aujourd’hui  le  docteur  Péan,  à Paris,  etc.  M.  le  pro- 
fesseur Areschoug,  à Upsal,  possède  une  des  plus  riches  et  des  plus 
intéressantes  collections  de  préparations  relatives  à l'anatomie  et  à 
la  physiologie  des  plantes. 


PREMIÈRE  SECTION 

DES  APPLICATIONS  DD  MICROSCOPE  A L’ANATOMIE,  A LA  PHYSIOLOGIE 
ET  A U PATHOIX)GIE  HÈDICO-CHIRURGICALE. 

683.  Le  microscope,  on  ne  saurait  trop  insister  sur  ce  point,  n'est 
pas,  pour  le  biologiste  et  le  médecin , un  instrument  dont,  suivant  sa 
volonté,  il  peut  indifféremment  ou  se  servir  ou  se  pas.ser.  C'est  un 
instrument  dont  l'emploi  est  parfaitement  déterminé.  11  est  destiné 
à nous  faire  connaître  un  ensemble  considérable  de  parties  appar- 
tenant aux  êtres  organisés;  parties  dont  l'étude  ne  peut  être  faite  ni 
ù l’œil  nu,  ni  à l'aide  d'un  autre  instrument. 

Il  est  indispensable  au  zoologiste  pour  l'observation  des  animaux 
et  de  leurs  organes  de  petit  volume  ; à l’anatomiste  pour  l’étude 
des  éléments  anatomiques,  des  tissus  et  la  texture  de  ceux-ci;  pour 
observer  les  organes  si  petits  que  leur  anatomie  descriptive  ne  peut 
être  faite  à l'œil  nu,  etc. 

En  physiologie,  un  nombre  considérable  de  phénomènes,  se  pas- 
sant dans  des  organes  d’un  très-petit  volume,  ou  chez  des  êtres 
transparents  ou  invisibles  à l’œil  nu,  exigent  l'emploi  du  micro- 
scope. Tels  sont  les  phénomènes  du  cours  du  sang  dans  les  capil" 
laires,  les  mouvements  des  cils  vibratiles,  la  contraction  des  libres 
musculaires,  etc. 

Dans  cette  série  si  étendue  d'objets  à observer,  il  y en  a un  grand 
nombre  de  remarquables  par  leur  forme,  leurs  couleurs,  etc.  Mais 
pour  nous  ce  ne  sont  pas  là  des  objets  de  simple  curiosité,  nous 
avons  en  vue  leur  rôle  dans  tel  ou  tel  appareil,  dans  tel  ou  tel  ordre 
de  fonctions.  C est  pourquoi  nous  devons  les  étudier  avec  ordre. 

En  pathologie,  I emploi  du  microscope  est  indispensable  pour 
I examen  des  altérations  de  toutes  les  parties  envisagées  précédena- 
ment  à 1 état  normal.  Mais  il  n'a  d'utilité  réelle  et  durable  qu’au- 
tant  que  la  disposition  des  organes  à l’état  normal  est  déjà  bien 
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connue,  autrement  il  conduit  inévitablement  à des  déductions  er- 
ronées ou  illusoires. 

Une  fois  des  connaissances  positives  acquises  à l'aide  de  cet  in- 
strument, les  applications  relatives  à la  pratique  de  l'art  médical  sc 
présentent  en  grand  nombre.  Mais  il  est  diflicile  parfois  de  dire  d'a- 
vance d'une  manière  précise  aux  praticiens  de  quelle  nature  peu- 
vent être  ces  applications,  car  elles  varient  à rinfini,  suivant  la  sa- 
gacité de  chacun. 


CHAPITRE  PREMIER 


Dpoaéea  oonwniMs  à r«nt9lol  da  microscop*  m analonile 
aormale  et  patholoflqe«e. 

684.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à combattre  ceux  qui  nient 
l'utilité  de  l’emploi  du  microscope  en  médecine  ou  se  vantent  de 
ne  pas  croire  aux  résultats  qu’il  donne,  chacun  devant  rester  libre 
d’essayer  de  justifier  à sa  guise  les  motifs  de  son  ignorance  ou  de 
sa  paresse.  Toutes  les  fois,  du  reste,  que  quelque  procédé  nouveau 
est  mis  en  usage,  on  se  contente  d'abord  de  nier  les  résultats,  aux- 
quels il  conduit,  puis'on  cherche  à montrer  qu'il  n’a  rien  de  fort 
utile  ou  que  depuis  longtemps  il  était  connu  ; on  le  fait  sans  songer 
que  toute  découverte  réelle  vient,  suivant  sa  nature,  ou  renverser 
ou  modifier  plus  ou  moins  les  théories  existantes  sur  lesquelles 
s’appuyent  les  pratiques  de  l'art. 

Tous  les  anatomistes  qui  ont  fait  des  recherches  d'anatomie 
générale  ont  remarqué  depuis  longtemps  que  les  figures  et  les  des- 
criptions des  mêmes  objets,  faites  à l’aide  du  microscope  dans  les 
mêmes  conditions,  depuis  Leeuwenbocck  jusqu’à  nos  jours,  sont 
toutes  semblables,  à part  les  différences  du  grossissement  employé. 
Il  n’y  a des  dissidences  que  parmi  les  théories  fondées  sur  ces  obser- 
vations ou  entre  les  hypothèses  à l'aide  desquelles  on  a cherché  à les 
interpréter  ; hypothèses  qui  varient  nécessairement  suivant  la  gé- 
néralité ou  la  spécialité  des  connaissances  de  leurs  auteurs,  la  ma- 
nière dont  ils  subordonnent  leur  imagination  l'expérience,  etc. 
(Voy.  sur  ce  sujet  la  préface  du  Programme  du  cours  d'histologie, 
par  Ch.  Robin.  édition  1870.) 
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Ar.I.  I.  — DES  CONDITIONS  A REMI'UIt  POUR  EMPLOYER  LE  MICROSCOPE 
EN  ANATOMIE  NORMALE  ET  PATHOLOGIQUE. 

865.  Il  ne  faudrait  pas  croire  que  le  microscope  peut  donner 
brutalement  la  solution  de  toute  question  de  structure,  comme 
par  exemple  celle  de  savoir  si  tel  fragment  de  tissu  est  ou 
n'est  pas  une  muqueuse  ou  un  produit  morbide,  sans  avoir  préala- 
blement étudié  avec  soin  ce  qui  caractérise  ces  tissus.  A cet  égard, 
bien  des  médecins  oublient  trop  que  l’anatomie  normale  est  un 
sujet  très-complexe,  que  sans  elle  l'anatomie  pathologique  bien 
plus  complexe  encore  est  impossible,  et  ils  prennent  en  quelque 
sorte  le  microscope  pour  un  instrument  de  divination. 

Or  il  faut  avant  tout  pouvoir  constater  non-seulement  la  présence 
des  éléments  caractéristiques  de  chaque  tissu,  mais  encore  leur 
arrangeinent  réciproque  qui  a quelque  chose  de  spécial  pour  chacun 
d’eux,  et  dont  la  coiiiparaison  avec  la  texture  des  autres  tissus 
doit  toujours  être  faite  par  rauatoniiste  ; comjiaraison  qui  le  guide 
dans  les  cas  difficiles,  où  il  s’agit  de  tissus  différents  formés  par  les 
mêmes  éléments  anatomiques.  On  peut  dire  en  effet,  sans  exagéra- 
tion, que  toute  observation  n’a  de  valeur  que  par  quoique  autre  de 
Celles  qin  l’ont  précédée  portant  sur  des  objet*  analogues  plutôt  que 
par  elle-inéine,  ce  qui  fait  que  ces  dilficultés  diminui'itl  ici  à mesure 
qu’on  multiplie  les  observations. 

11  n’est,  en  effet,  rien  de  plus  varié  que  les  nombreux  aspects 
que  peut  prendre  un  inéine  tissu  sous  des  influences  peu  différentes 
au  fond,  mais  pouvant  présenter  des  degrés  très-divers  dont  chacun 
est  la  cause  de  quelque  dilférence  d'aspect.  Ainsi,  par  exemple,  la 
seule  différence  de  vascularité  d’une  (wrtie,  sans  qu’interviennent 
des  changements  dans  les  autres  éléments,  peut  déjà  modifier  à 
elle  seule  à l’infini  l'aspect  d’un  organe  membraneux  ou  autre. 

11  ne  faudrait  pas  croire  non  plus  que,  dès  qu’on  possède 
un  microscope,  on  peut  arriver  iminédialemcnt  à voir  tout  ce  qui  a 
été  décrit  à son  aide,  et  recoiniaitre  aussitôt  les  analogies  et  les 
dilTérences  établies  entre  divers  corps. 

Il  est  un  des  caractères  anatomiques  qu’on  ne  distingue  et 
auxquels  on  ne  donne  l’importance  qu’ils  méritent,  qu’aprés  avoir 
fait  l’élude  d’un  grand  nombre  d’éléments  ou  de  tissus,  ordinai- 
rement moins  comjilexes  que  les  autres,  montrant  en  (|uel((ue 
sorte  leurs  caractères  fondamentaux  sous  une  forme  plus  simple 
et  plus  facile  à saisir. 
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'C'est  ce  qu’on  peut  appeler  les  conditions  anatomiques,  qu'il  faut 
préalablement  remplir  avant  d’arriver  à pouvoir  appliquer  le  mi- 
croscope à des  recherches  scientifiques  ou  à la  pratique. 

Les  instruments  des  anciens  étant  très-imparfaits,  leurs  descrip- 
tions sont  plutôt  incomplètes,  qu'erronées,  et  demandent  à être 
refaites.  Quant  aux  conditions  anatomiques,  ils  les  remplissaient 
presque  toujours  ; car  l'imperfection  même  de  leurs  microscopes 
les  obligeait  à examiner  d'abord  les  tissus  végétaux,  les  champignons 
microscopiques,  les  animaux  infusoires  les  plus  gros,  les  articulés 
ou  les  vers  de  petit  volume,  etc.,  avant  d'observer  les  tissus  ani- 
maux proprement  dits.  Les  erreurs  commises  par  les  modernes 
sont  bien  des  erreurs,  car  elles  tiennent  généralement  à ce  que  les 
instiumcnts  actuellement  employés  permettent  d’aborder  direcle- 
ment  l’étude  des  tissus  animaux  les  plus  compliqués  avant  qu’on 
ait  acquis  les  connaissances  préalables  nécessaires  pour  en  déter- 
miner exactement  la  nature  et  pour  les  bien  décrire. 

Nous  savons  déjà  qu’il  faut  aussi  observer  en  commençant, 
les  grains  de  pollen,  les  poils  du  duvet  de  beaucoup  de  végétaux, 
les  filaments  et  les  spores  des  moisissures,  des  algues  microsco- 
piques, etc.,  se  rencontrant  dans  les  poussières,  ou  se  développant 
dans  les  liquides  qn'on  veut  étudier  surtout  lorsqu'ils  sont  albumi- 
neux. De  plus,  à chaque  instant,  dans  la  pratique,  on  est  appelé  à 
observer  les  mucus,  les  diverses  déjections,  etc.  Or,  dans  un  grand 
nombre  de  circonstances , ces  liquides  renferment  des  détritus 
des  végétaux  qui  ont  servi  d’aliments  dont  il  faut  déterminer  la  na- 
ture ; car,  dans  quelques  cas,  ils  ont  été  décrits  comme  produits 
caractéristiques  de  certaines  affections.  Il  faut,  par  conséquent, 
apprendre  A reconnaître  les  trachées,  les  vaisseaux  ponctués,  les 
vaisseaux  rayés,  les  clostrcs,  et  surtout  les  cellules  du  parenchyme 
des  plantes  et  des  fruits  alimentaires,  ainsi  que  leurs  épidermes  qui 
résistent  le  mieux  à l’action  de  l’intestin  , et  sont  rejetés  en  con- 
servant presque  tous  leurs  caractères  distinctifs. 

68(5.  .Mais  ce  n’est  pas  seulement  sous  ces  divers  points  de  vue 
que  l’anatomie  générale  des  animaux  doit  être  précédée  de  l’étude 
de  l’anatomie  générale  des  plantes.’  On  sait- que  les  analogies 
réelles  entre  les  végétaux  et  les  animaux  se  trouvent  dans  les 
éléments  anatomiques  des  uns  et  des  autres,  au  moins  dans  une 
période  de  leur  existence,  sous  le  point  de  vue  de  leur  génération  et 
de  leur  nutrition,  et  qu’ils  commencent  à différer  sous  le  point  de 
vue  de  leur  tin.  Aussi  n’est-il  pas  possible  d’aborder  les  questions 
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du  développement  des  tissus  animaux,  sans  connaître  celui  des  par- 
ties élémentaires  dans  les  plantes. 

Bien  plus,  les  analogies  d’organisation  des  uns  et  des  autres  sont 
inconteslables,  et  c'est  à juste  titre  qu'on  a donné  le  nom  de  cellulet 
aux  éléments  anatomiques  des  tissus  animaux,  nom  tiré  de  ce  que 
dans  les  plantes  les  parties  correspondantes  sont  de  vraies  cellules, 
c'est-à-dire  des  vésicules  pourvues  d'une  paroi  bien  distincte  et 
d’un  contenu  qui  a une  composition  différente  de  l'enveloppe;  or 
chez  les  animaux  les  éléments  sont  rarement  des  cellules  propre- 
ment dites;  mais  bien  que  le  plus  souvent  ce  soient  des  masses 
d’une  substance  homogène  parsemée  de  granulations,  les  points  de 
ressemblance  portant  sur  les  caractères  fondamentaux  n’en  restent 
pas  moins  saisissables. 

687.  On  cherche  toujours  à trouver  dans  les  livres,  traitant  du 
sujet  dont  on  s'occupe,  la  solution  immédiate  d’un  grand  nombre 
de  questions,  très-souvent  mal  posées,  qu'on  se  fait  à la  vue  de 
chaque  objet,  de  manière  à apprendre  de  suite  ce  qui  ne  peut  être 
donné  que  par  l'expérience  et  le  temps.  Or  la  plus  grande  diffi- 
culté, ce  qui  met  le  plus  dans  l'indécision  pendant  les  observations 
microscopiques,  c’est  de  savoir  ce  que  l’on  a sous  les  yeux,  à quoi 
est  dû  tel  aspect,  si  c'est  là  une  chose  différeifle  ou  non  de  celles 
qu’on  a déjà  vues.  Ce  sont  ici  autant  de  problèmes  qu’on  ne  peut 
résoudre  que  par  la  comparaison,  c’est-à-dire  lorsqu’on  est  arrivé 
à connaître  déjà  assez  bien  un  grand  nombre  de  choses  analogues 
pour  constater  leurs  différences  ou  leurs  ressemblances  avec  celles 
qu'on  étudie.  Aussi,  encore  une  fois,  ne  voit-on  disparaître  cette  in- 
certitude que  peu  à peu,  à mesure  qu’on  observe,  et  surtout  qu’on 
dessine  un  plus  grand  nombre  d'objets. 

On  reconnaît  ainsi  qu’il  n’y  a que  le  temps  employé  à chaque 
observation  pour  étudier  la  forme,  le  volume  ',les  variétés,  etc.,  des 


* Au  Heu  de  prendre  le  rnillimèlrc  pour  unité  de  mesure  des  objets  microscopie 
ques,  comme  on  le  fait  en  France,  ou  la  ligne  comme  on  l’a  Cuit  longtemps  en  Al- 
lemagne et  en  Angleterre,  quelques  auteurs  ont  adopté  une  nouvelle  unité  de  men- 
suration le  millième  de  millimèlre  q\x*i\s  ont  désigné  sous  le  nom  ôe  tnicromiUt^ 
mètre  ou  par  abréviation  micra  ou  simplement  fi;  ainsi  ont  fait  l isting,  Vogel, 
Kôlliker,  Nâgeli  et  Schwendencr.  Un  mrrra  est  donc  égal  à 0**,00l  ; iO  micra  = 
0**,0I;  1,5  micra  = 0**,00I5;  0,1  micra  = O**, 0001.  En  d'autres  lermes.cé  que, 
d'après  Je  sv-stènie  métrique,  nous  écrivons  logiquement,  0**,001  ; 0**,010; 

• 0**,100  ou  0*",5.  ces  auteurs  l'écrivent  1 micra,  10  micra,  100 micra,  500 micra, 
et  ainsi  des  autres.  D’après  eux  on  éviterait  ainsi  les  erreurs  d'appréciation  ou 
de  typographie  liées  à la  présence  d’un  grand  nombre  de  zéros.  Un  peu  d'expé- 
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éléments  fondamentaux  et  accessoires  de  chaque  tissu,  puis  la  com- 
paraison de  ce  qu'on  voit  avec  ce  qu'on  a déjà  vu  qui  donne  un  peu 
d'assurance  au  jugement.  Quant  aux  livres,  ils  ne  servent  qu'à  mon- 
trer si  on  a bien  observé,  si  les  descriptions  qu’ils  nous  donnent 
coïncident  avec  ce  qu'on  a sous  les  yeux,  et  à faire  lenir  compte  de 
beaucoup  de  détails  qui,  au  premier  abord,  ne  frappent  pas  et  qu'on 
laisserait  échapper.  Mais  c'est  la  nécessité  de  donner  au  début  tou- 
jours plusieurs  heures  à chaque  observation  pour  la  rendre  aussi 
complète  que  possible,  qui  fait  trouver  ce  qui  ne  peut  que  rarement 
être  dans  un  livre,  c'est-à-dire  ce  qui  ne  peut  s'apprendre  que  par 
rexpérirncc,  que  par  do  nombreuses  écolet,  ainsi  qu'on  le  dit  vul- 
gairement avec  beaucoup  de  raison,  que  par  une  mise  en  rapport 
incessamment  répétée  de  chacun  avec  les  diverses  formes  de  la 
matière  organisée. 

Ce  n'est  pas  du  premier  jour,  en  effet,  qu'on  arrive  à saisir,  soit  les 
caractère.s  fournis  par  l'aspect  général  des  éléments  anatomiques 
qu'on  a sous  les  yeux,  soit  les  caractères  distinctifs  tirés  de  la  forme, 
de  la  structure,  etc.,  de  ces  objets  infiniment  petits  et  si  diffé- 
rents de  ceux  qui  frappent  ordinairement  nos  yeux.  Il  faut  observer 
longtemps  avant  de  se  bien  pénétrer  de  la  valeur  des  différences 
d’une  petite  dimenflon  absolue , mais  constantes  et  réellement 
grandes,  l’une  par  rapport  à l'autre,  que  présentent  les  éléments 
anatomiques,  les  tissus  et  même  les  organes  comparés  d'une  période 
à l’autre  de  leur  évolution  à compter  de  l’époque  de  leur  apparition 
embryogénique. 

ART.  II.  — SUR  QDBLQUBS  DONMéSS  COMHDNES  A l'exAMEN  DES  LIQUIDES 

BT  DES  SOLIDES  EH  ANATOMIE,  EN  PHYSIOLOGIE  ET  EN  PATHOLOGIE. 

688.  Il  est  de  toute  nécessité,  pour  se  faire  une  idée  exacte  de  la 
constitution  des  éléments  anatomiques,  des  humeurs  et  des  tissus, 
de  toujours  examiner  les  mêmes  parties,  éléments  et  tissus,  frais  et' 
durcis  comparativement.  En  outre,  les  préparations  destinées  à 


rience  montre  aisément  A tous  ceux  qui  sont  familiers  avec  le  système  métrique, 
que  les  avantages  que  l'on  croit  introduire  A cet  égard  par  ce  cliangemenl  d'unité 
sont  purement  illusoires,  car,  au  point  de  vue  typographique  comme  au  point  de 
vue  de  la  sOre  et  rapide  appréciation  des  valeurs,  il  y a au  moins  autant  de 
difUciillés  A vaincre  en  écrivant  35  micra,  S micra  ou  0,5  micra  et  ainsi  des 
autres,  qu’en  disant  0”“,t.25  ; 0”",005ou  0“*,0o05,  etc.;  sans  parler  des  exemples 
contradictoires  donnés  par  quelques-uns  des  auteurs  qui  ont  adopté  cette  manière 
de  faire  quand,  dans  une  même  page,  ils  écrivent  aussi  Lien  que  450  j». 
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l’observation  des  éléments  anatomiques  doivent  en  ffénéral  être  Faites 
par  dilacération  ou  par  d’aulres  procédés  permettant  d'isoler  ceux- 
ci,  puis  être  examinées  sous  un  Fort  grossissement.  Souvent  elles 
présentent  des  parties  dans  les(|uelles  on  peut  de  plus,  en  fnéme 
temps,  voir  leur  texture,  leur  arrangemeni  réciproque  dans  le  lissu 
dont  on  les  a tirées  Celles  au  contraire  qui  sont  spécialement 
destinées  à l’observation  de  cette  texture,  à l’étude  du  tissu,  en 
d’autres  termes,  doivent  être  Faites  surtout  sous  Forme  de  coupes 
minces,  ne  pouvant  le  plus  souvent  être  vues  que  sous  un  Faible 
grossissement,  ne  permettant  de  bien  voir  que  les  groupes  d’élé- 
ments ou  la  place  occupée  par  tel  ou  tel  de  ceux-ci,  et  non  de 
discerner  les  caractères  distinctiFs  de  ces  derniers.  On  ne  saurait 
croire  combien  est  grand  le  nombre  des  erreurs  qui  ont  été  com- 
mises, surtout  on  anatomie  pathologique,  par  ceux  qui  ont  voulu 
déterminer  la  nature  des  éléments  anatomiques  et  de  leurs  modifi- 
cations morbides  à l’aide  des  préparations  et  des  grossissements 
qui  ne  peuvent  montrer  que  le  groupement  de  ces  particules  dans 
les  tissus  et  non  leurs  attributs  essentiels. 

liien  n’est  plus  important  scientifiquement  que  d’étudier  d'abord 
et  séparément  les  éléments  anatomiques  au  point  de  vue  de  leur 
structure  et  autres  caractères  spécifiques,  puis  les  fluides  dans 
lesquels  ils  sont  en  suspension,  s’il  s'agit  des  humeurs,  et  enfin  les 
tissus,  c’est-à-dire  l’arrangement  réciproque  de  ces  éléments  ou 
texture  dans  ces  parties  constituantes  complexes  de  l’économie. 
Mais,  dans  la  pratique,  il  est  rare  qu’on  n’ait  pas,  dans  une  même 
pré|)aration,  ])lusioiirs  ordres  de  parties  microscopiques  à la  Fois, 
les  unes  simples,  les  autres  complexes,  qu’il  Faut  s’habituer  à 
distinguer  les  unes  des  autres.  D’autre  part,  c’est  nécessaire- 
ment dans  ces  parties  complexes  qu’il  Faut  observer  celles  qui  sont 
élémentaires. 

. (>89.  C’est  surtout  dans  les  humeurs  de  l’économie  où  ces  élé- 

mentssetrouvcnfnaturellemcnt  isidés,  que  les  débutants  devront  les 
rechercher  pour  s’en  Faire  une  idée  nette.  C’est  aussi  par  l’examen 
de  ces  fluides  Faciles  à préparer,  qu’ils  Feront  bien  de  commencer  à 
s’habituer  au  maniement  du  microscope  et  de  ses  principaux  acces- 
soires, mais  en  se  rappelant  toujours  que,  dans  l’étude  des  liquides, 
le  microscope  ne  sert  qu’à  l’observation  des  solides  tenus  en 
suspension,  arrivés  à telle  ou  telle  phase  de  leur  évolution,  soit  nor- 
male, soit  moi  bide,  la  partie  fluide  étant  par  elle-même  invisible. 

Conqiarer  un  même  liquide  pris  à l'état  Frais  et  à diverse# 
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phases  de  ses  alterations  naturelles  après  son  issue  de  réeonomie, 
est  chose  indispensable  pour  pouvoir  faire  des  applications  du  mi- 
croscope, non-seulement  A la  médecine  humaine  et  vétérinaire, 
mais  encore  à l'histoire  naturelle,  etc. 

On  suivra,  à l'aide  d’un  grossissement  de  500  diamètres  au  moins, 
la  production  graduelle  dans  la  plupart  d’entre  eux  ; 

t”  De  fins  granules  griséires  à peine  perceptibles,  doués  d'un 
mouvement  brownien  très-vif.  Lé  aussi  il  faut  noter  le  dépôt  sur 
les  cellules  épithéliales  et  autres  éléments  en  suspension  dans  le 
liquide,  de  couches  uniformes  de  granules  d’un  aspect  analogue  à 


Fig.  !5;>.  — FilaiiMMtU  de  myi-climn  d'esptVc  intUHerrn^tW*  (l^pioinituê?),  tels 
en  trouve  souvent  dans  diverses  urine;»  commeiu,-arit  à s’altérer.  Grossissement  de 
•U)0  dinnièlrcs.  c),  lUineaii  se  dèveioi>)>ant  ; (d  e),  Spores  se  formant. 

celui  des  précédents  {Mirrococcus,  etc.),  tous  contigus  et  couvrant 
la  surface  de  ces  éléments. 

2°  De  Vibrions  et  de  Sinrillum  souvent  très-courts,  non  plus 
oscillants  sur  place  plus  ou  moins  vite,  mais  doués  d’un  mouvement 
de  translation  des  plus  rapides,  surtout  dans  les  humeurs  trés- 
fluides,  comme  l’urine  en  voie  d’altération  ammoniacale  et  déter- 
minant par  suite  un  déplacement  des  éléments  beaucoup  plus  gros 
qu’eux  quand  il  y en  a,  tels  que  les  hématies,  les  leucocytes,  etc. 

3"  De  leplolhrLr  qui,  d’abord  et  pendant  plusieurs  jours,  ont  la 
forme  dite  de  Bactéries,  et  qui  ne  sont  pas-  doués  d’un  mouvement 
propre  de  translation,  bien  que  les  plus  petites  montrent  le  mouve- 
ment brownien. 

4“  De  Torula  ou  Cryptoroccus  cerevisiœ  dans  les  liquides  sucrés, 
tels  que  l’urine  diabétique,  etc.,  de  Lcptomiliis  (lig.  !.’).’>)>  de  /Vwi- 
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cillium  et  autres  champignons  à l'état  de  mycéliums  variés  ou 
fi'uctifiés  dans  les  liquides  naturellement  acides  ou  le  devenant 
(urines,  mucus  d'origines  diverses  s’altérant  à l’air,  etc.). 

5°  Dans  quelques  liquides,  il  se  produit,  mais  après  plusieurs 
jours  ou  même  plusieurs  semaines,  des  Mono»  ou  des  infusoires 
voisins. 

ART.  III.  — SUR  LA  MVÉLIRB,  LB  SARCODE  ET  LES  MOCVEMESTS  AMIBOiOBS 
DES  ÉLÉHBRTS  ARATOHIQOES. 

690.  Parmi  les  données  avec  lesquelles  tout  obscivateur  au 
microscope  doit  se  familiariser,  avant  de  se  livrer  à des  recherches 
anatomiques  et  surtout  physiologiques,  il  faut  ranger  celles  dont 
traite  cet  article. 

De  la  myéline. 

601 . Quelques  auteurs  donnent  le  nom  de  myéline  et  considèrent 
comme  étant  un  principe  immédiat  tous  les  mélanges  de  principes, 
les  uns  graisseux,  les  autres  alhuminoldes,  etc.,  fournis  par  divers 
éléments  anatomiques  commençant  à s’altérer  dès  que,  sous  le 
microscope,  ils  prennent  la  forme  de  gouttelettes,  ayant  l'aspect  des 
gouttes  que  produit  la  tubstance  médullaire  du  cerveau  et  des  nerfs 
au  contact  de  l’eau.  Or,  non-seulement  ce  ne  sont  pas  là  des  prin- 
cipes immédiats,  mais  ce  sont  des  mélanges  de  principes  divers, 
bien  que  principalement  graisseux,  dont  l’analogie  avec  la  myéline 
nerveuse  (substance  médullaire  ou  graisseuse  des  tubes  nerveux)  n’a 
jamais  été  prouvée  par  aucune  analyse.  A plus  forte  raison,  tout 
contredit  scientifiquement  l’application  du  nom  de  myeline  qu’ont 
fait  quelques  observateurs  aux  extraits  alcooliques  ou  éthérés  de 
divers  tissus  et  humeurs,  sains  ou  morbides,  parce  que,  au  contact 
de  l'eau  sous  le  microscope,  ils  prennent  des  formes  cylindroides, 
de  gouttelettes,  etc.,  ayant  quelque  analogie  de  configuration  avec 
la  substance  médullaire  des  tubes  nerveux. 

Quoi  qu’il  en  soit,  en  l'absence  d’un  extrait  albumino-graisseux 
provenant  de  quelque  analyse  du  sang,  d’un  tissu,  etc.,  on  procède 
ainsi  qu’il  suit  pour  avoir  le  mélange  dit  myéline  : 50  grammes  en- 
viron d’alcool  rectifié  sont  versés  sur  un  jaune  d’œuf  frais;  la  masse, 
agitée  et  bien  liée,  est  chauffée  avec  précaution,  et  au  moment  où 
l’ébullition  commence,  on  la  jette  sur  un  filtre  peu  épais;  on  laisse 
évaporer  et  refroidir  la  liqueur  jaune  que  donne  la  filtration,  et  la 
mas^e  qui  reste  est  la  myéline.  La  moindre  parcelle  de  mvéline 
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suffit  pour  produire  dans  le  champ  du  microscope,  au  contact  de 
l'eau  qu'on  ajoute,  une  série  de  phénomènes  remarquables.  (Drum- 
mond,  Monthly  Journal,  1852;  Virchow;  Montgoinmery,  1862.) 

De  tous  les  bords  libres  de  la  masse,  on  voit  sortir  des  tubes  dé- 
liés, d'aspect  assez  analogue  à celui  des  tubes  nerveux,  ils  sem- 
blent constitués  par  un  cylindre  central,  entouré  d'une  paroi,  dont 
un  léger  espace  le  sépare.  Ils  s’allongent  sans  perdre  rien  de  leur 
diamètre  initial,  et  ils  s'étendent  hors  des  limites  du  champ  de  vi- 
sion. Leur  fiexibilité  est  extrême;  ils  se  replient  en  spirale,  et  quel- 
ques-uns, revenant  sur  eux-mêmes,  adossent  leur  spirale  à la  spi- 
rale première  du  prolongement  qu'ils  continuent.  Ces  expansions 
conservent  leur  forme  au  milieu  de  l'eau,  malgré  le  pouvoir  imbi- 
bitif  de  la  substance  qui  les  constitue.  Ils  n'adhérent  pas  l'un  à 
l'autre  et  restent  aussi  indépendants  qne  des  corpuscules  du  sang. 
L'ébranlement  de  la  préparation  produit  un  treillis  de  tubes  très, 
singulier. 

Des  masses  de  ce  mélange  se  détachent  des  globules  plus  ou 
moins  gros  qui  en  enveloppent  d’autres  en  s'allongeant  ; puis,  eu 
continuant  à progresser,  ils  laissent  derrière  eux  un  filament  grêle 
qui  s'allonge  à mesure  que  continue  cette  progression.  Il  est  de  ces 
gouttes  qui,  par  pression  réciproque,  prennent  des  formes  polyé- 
driques souvent  des  plus  régulières  {cellules  arli/icielles). 

Quand  la  myéline  est  intimement  mêlée  à du  blanc  d’œuf,  l'addition 
d’eau  fait  paraître,  non  pins  des  tubes,  mais  des  globules  brillants, 
sur  toute  la  périphérie  de  la  masse.  Ces  globules,  dont  on  peut 
suivre  la  production,  ont  à peine  atteint  la  forme  sphérique,  ((u'ils 
se  détachent  spontanément  et  fioltent  libres  dans  1a  préparation. 
Les  formations  analogues  (avec  ou  sans  granules  et  corps  nucléi- 
foi-mes  intérieurs)  se  succèdent  avec  rapidité  et  offrent  une  grande 
analogie  avec  le  fait  observé  sur  le  cristallin  des  poissons,  etc.,  qui 
consiste  en  une  exsudation  incessante  par  ses  fibres  molles  de 
grands  globules  hyalins.  On  ne  peut  distinguer  les  globules  mor- 
phologiquement les  uns  des  autres.  Une  fois  libres,  ils  ne  présentent 
plus  des  expansions.  Les  proportions  du  mélange  de  blanc  d’œuf  et 
de  myéline  s’obtiennent  après  quelques  tâtonnements. 

Cette  marche  vers  l’individualisation  d'une  matière  amorphe  est 
un  fait  important  que  Montgoinmery  rapporte  à quelque  tendance 
moléculaire  qu’il  appelle  cryslallising  proyensity.  Les  globules  artifi- 
ciels, avec  leur  aspect  hyalin,  méritent  suivant  lui  le  nom  de  cellu- 
les. Précipitant  l'albumine  qu’ils  contiennent  à l’aide  d'iine  dilution 

C.  Robin.  — Microscope.  3L' 
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d'acide  azotique,  on  obtient  dans  ces  corpuscules  de  nombreuses 
granulations,  plus  régulières  toulefois  qu’à  l'état  normal. 

Un  mélange  de  sérum  et  de  myéline  donne  lieu  à la  formation  de 
globules  avec  des  granules  animés  d’un  mouvement  moléculaire 
énergique.  Le  nombre  des  granulations  varie  de  un  à trois,  quatre 
et  plus  encore.  Comme  pour  les  corpuscules  des  leucocytes  sali- 
vaires, la  pression  suspend  les  mouvemenls  ; le  mouvement  s’arrête 
spontanément  avec  la  coagulation  complète  du  contenu. 

En  prenant  des  sérosités  diverses  pour  les  mélanger  ainsi  à cos 
extractifs  albumino-graisseux  dits  myéline  on  obtient  artificielle- 
ment des  globules  olfrant  des  configurations  qui  diffèrent  d'un 
mélange  à l'autre,  mais  qui  offrent  des  caractères  assez  constants 
quand  ils  se  forment  dans  un  mélange  de  môme  ordre. 

1)92.  Des  mouvemenls  analogues  amenant  des  changements  de 
forme  incessants,  avec  production  ou  non  de  prolongements  péri- 
phériques, s’observent  sur  des  corps  d’origine  organique,  mais  non 
organisés,  et  dans  les  modifications  desquels  il  est  absolunlent  im* 
possible  de  faire  intervenir  la  contractilité  comme  cause.  Les  corps 
dont  je  veux  parler  sont  certains  de  ceux  qui  proviennent  d’élé- 
ments anatomiques  en  voie  de  destruction,  soit  morbide,  soit  cada- 
vérique, et  qui  réfractent  ou  non  la  lumière  à la  manière  des  corps 
gras.  (Voy.  Ch.  Itobin,  Mémoires  île  l'Académie  de  médecine.  Paris, 
1859,  in-4°,  t.  X.KIX,  p.  248.)  Ce  sont  encore  les  gouttes  de  la  sub- 
stance médullaire  ou  myéline  des  tubes  nerveux  centragx  ou  péri- 
phériques, soit  frais,  soit  déjà  modifiés  cadavériquement.  Ce  sont 
surtout  les  corps  gras,  chimiquement  extraits  du  sang  ou  de  divers 
tissus,  qui  mélangés  à l’eau  ou  à des  substances  albuminoïdes,  et 
qui  n’étant  pas  encore  assez  purs  pour  cristalliser,  prennent  sous 
le  microscope  des  dispositions  analogues  à celle,  que  montre  la 
myéline  proprement  dite  séparée  des  cylindres-axes. 

Des  amas  de  ces  extraits,  on  voit  aussi  sortir  et  s’allonger  sous 
les  yeux  de  l’observateur  des  filaments  d’aspect  tubuleux,  prenant 
des  dispositions  rectilignes,  coudées,  onduleuses  ou  spiroldes,  ana- 
logues à celles  de  divers  éléments  anatomiques;  parfois  l’extrémité 
de  certains  de  ces  tubes  se  resserre,  devient  moniliforme,  et  les 
resserrements  vont  jusqu’à  produire  une  scission  avec  séparation 
complète  d’un  globe  creux,  comme  dans  le  cas  de  production  des 
spores  à l’extrémité  des  cellules  tubuleuses  de  divers  champignons 
oîdiés,  etc. 

Lorsque  ce  sont  des  gouttes  sphériques  ou  à contour  sinueux  qui 
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se  sont  formées,  on  peut  les  voir  sous  le  microscope  non  pas 
s’infléchir  dans  un  sens  et  dans  l’autre,  comme  les  fllaments  tubu- 
leux précédents,  mais  changer  de  forme  incessamment,  par  suite  de 
resserrements  et  de  dilatations  alternatifs  de  certaines  de  leurs 
parties.  Ces  resserrements  vont  même  jusqu’à  produire  une  division 
complète  de  certains  globules  en  deux,  de  la  même  manière  qu’on 
voit  s’opérer  la  scission  par  étranglement  graduel  de  certaines  cel- 
lules végétales  et  animales. 

Ces  mélanges,  décrits  par  E.  Montgoinmery  et  d'autres  auteurs, 
sont  aussi  remarquables  par  l’aspect  de  cellules  que  prennent  leurs 
gouttelettes  microscopiques,  par  la  manière  dont  ils  se  disposent  en 
pellicules  vésiculaires  analogues  à des  parois  de  cellules,  circon- 
scrivant une  cavité  pleine  de  liquide  avec  des  granules  doués  de 
mouvement  brownien  avec  ou  sans  coips  nucléiformes  de  même 
espèce,  ou  englobant  soit  des  noyaux,  soit  des  éléments  anatomiques 
proprement  dits,  autres  que  des  noyaux  libres. 

De  l'altération  avec  exsudation  muqueuse  des  éléments. 

695.  Avant  d’entrer  en  putréfaction  proprement  dite,  les  éléments 
anatomiques  présentent  des  degrés  intermédiaires  entre  cet  état  et  l'é- 
tat normal  qui  se  montrent  avant  que  le  reste  de  leur  structure  soit 
notablement  modifié.  Ils  peuvent  en  effet  laisser  exsuder  une  portion 
de  leur  substance  altérée,  soit  sous  l'aspect  de  matière  muqueuse, 
soit  sous  la  forme  de  globules  particuliers  dits  de  sarcode,  d’autres 
fois  ils  SC  réduisent  en  détritus  d’aspect  flnement  granuleux. 

604.  Le  premier  degré  consiste  en  la  production  d’une  matière 
glulineuse  fluide,  incolore,  très-transparente,  qui  exsude  de  la  sur- 
face de  l’élément  anatomique  : celui-ci  semble  alors  en  être  enduit. 
Cette  matière  peut  exsuder  de  toute  sa  surface  à la  fois  ou  de  quel- 
ques points  seulement.  Elle  n'est  pas  toujours  apercevable  immédia- 
tement en  raison  de  sa  petite  quantité,  mais  sa  présence  est  démon- 
trée par  l’adhérence  des  éléments  les  uns  aux  autres  ou  aux  corpus- 
cules divers  qui  flottent  dans  le  champ  du  microscope;  puis  elle  se 
gonfle  peu  à peu  en  perdant  de  sa  viscosité. 

Gouttes  ou  globules  de  sarcode. 

605,  Dans  des  conditions  d’altération  un  peu  plus  avancées  que  la 
précédente,  on  voit  se  produire  à la  surface  de  presque  toutes  les 
espèces  de  cellules  une,  deux  ou  plusieurs  gouttes  d’une  substance 
diaphane,  limitée  par  un  contour  très-pAle,  très-net)  qui  ont  été  appe- 
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lécs  gouttes  ou  globules  de  sarcode  *.  Elles  sont  d'abord  peu  élevées, 
comme  un  verre  de  monlre  sur  son  anneau,  en  soulevant  ou  non 
la  partie  superficielle  de  la  substance  de  l'élément.  Puis  elles  s’a- 
grandissent peu  à peu,  entourent  une  partie  plus  ou  moins  consi- 
dérable de  la  cellule;  quelquefois  même  elles  deviennent  plus 
grosses  que  celle-ci,  l'enveloppent  presque  entiérenicnt  on  bien  lui 
adhérent  par  une  portion  plus  étroite  de  leur  circonférence,  qui 
représente  une  sorte  de  pédicule  par  rapport  au  reste  de  la  masse. 
Ces  gouttes  deviennent  souvent  libres  une  fois  qu'elles  ont  atteint 
un  certain  volume  ou  par  suite  de  tractions  exercées  sur  elles  par 
les  éléments  qui  sont  entraînés  dans  le  champ  du  microscope.  Elles 
sont  alors  glutineuscs,  d’une  extrême  transparence,  à contour  trés- 
net,  de  dimensions  naturellement  variables.  Ces  gouttes  sont  d’une 
parfaite  homogénéité,  sans  granulations  à l’intérieur,  faciles  à dé- 
former par  la  compression  ou  par  les  tractions  accidentelles,  et 
reprenant  ensuite  leur  forme,  ce  qui  joint  à leur  volume  variable, 
empêche  de  les  confondre  avec  quelque  élément  anatomique  que 
ce  soit. 

Les  cellules  de  la  notocorde,  les  cellules  épithéliales  des  mu- 
queuses, les  leucocytes,  etc.,  offrent  souvent  des  exemples  d’exsuda- 
tions de  ces  globules  sarcodiques.  Les  tubes  de  la  surface  du  cris- 
tallin et  les  cellules  du  cristallin  en  laissent  encore  exsuder  plus 
facilement.  Plus  on  s’éloigne  du  moment  de  la  mort,  plus  leur 
quantité  augmente.  Il  en  est  de  même  lorscju’on  laisse  le  cristallin 
dans  l’eau.  A force  de  céder  ties  gouttes  de  ce  genre,  les  éléments 
anatomiques  finissent  par  diminuer  de  masse  et  se  liquéfier. 

Dujardin  a cité  un  grand  nombre  de  parties  du  corps  des  verté- 
brés, des  invertébrés,  des  vers  et  des  infusoires  surtout , d'ovules 
divers,  sur  lesquels  on  voit  se  produire  cet  ordre  d’altérations  de 
la  substance  organisée,  faits  qu’on  est  appelé  à vérifier  dans  pres- 
que toutes  les  observations  microscopiques  que  l’on  peut  suivre  sur 
ces  animaux. 

C’est  de  cet  ordre  de  phénomènes  qu’il  faut  rapprocher  celui 
de  la  diflluence  suit  lente,  soit  presque  instantanée  de  beaucoup 
d’infusoires,  décrite  par  0.  Muller,  Dujardin  (1841),  et  autres. 
Cette  dilfluence  avec  échappcinent  et  dissociation  des  granules 

' Ixpitac^;  cliarnu.  Dujardin,  Recherches  sur  les  organismes  inférieurs  [Anna- 
les des  sciences  naturelles.  Caris,  1853,  iii-8*,  I.  X,  p.  55t,  pl.  tO,  fl(;.  A et  U)  et 
Sur  les  prètemlus  estomacs  des  animalcules  infusoires  et  sur  une  substance  appelée 
SARCODE  libid.,  1853,  I.  IV,  p.  .3lU,  pl.  Il,  fig.  I cl  S). 


Digitized  by  Google 


DES  MOUVEMENTS  ANIBOlDES. 


565 


inclus  dans  le  corps  des  infusoires  peuvent,  ainsi  que  Dujardin  l'a 
montré  le  premier,  être  obtenus  à volonté  par  des  infusoires  quel- 
conques, en  ajoutant  une  petite  quantité  d’ammoniaque  à l'eau  dans 
laquelle  nagent  ces  animaux.  Il  en  est  encore  ainsi  des  leucocytes. 

Les  exsudations  sarcodiques  globuleuses  ou  discoïdes,  quelles 
qu'elles  soient,  llnissent  par  se  liquéfier.  II  en  est,  surtout  sur 
les  gros  infusoires,  les  Distomes,  les  Tæiiias,  etc.,  qui,  encore 
attenantes  à l'animal  par  un  pédicule  ou  même  libres,  se  creu- 
sent des  vacuoles  ou  cavités  sphériques  pleine  d’un  liquide  moins 
réfringent  que  la  substance  glutineuse,  qui  vont  en  grandissant 
jiistpi'à  destruction  par  rupture  ou  diffluence  de  la  masse  sarco- 
dique.  (Dujardin.) Ce  fait  est  facile  A vérifier  en  nombre  de  circon- 
stances. 

Certaines  de  ces  gouttes  et  des  précédentes  présentent  parfois  des 
déformations  lentes  de  l’ordre  de  celles  dont  il  vient  d’être  question 
ci-dessus  (page  501). 

Des  mouvements  amihoides. 

606.  On  a donné  ce  nom,  par  comparaison  à ce  qui  s’observe 
sur  les  Rhizopodes  appelés  Amibes,  et  sur  divers  infusoires  à des 
mouvements  constatés  sur  un  grand  nombre  d'éléments  anato- 
miques des  végétaux  les  plus  simples  aussi  bien  que  sur  divers  de 
ceux  des  animati.r  de  toutes  les  classes.  Ils  ont  été  considérés  comme 
de  nature  animale  dans  les  uns  aussi  bien  que  dans  les  antres  de 
ces  êtres,  c’est-à-dire  comme  des  i>hénoniènes  assimilables  à la 
contractilité.  Suivant  quelques  auteurs,  cette  communauté  de  pro- 
priétés viendrait  enlever  tonte  distinction  essentielle  entre  les  ani- 
maux et  les  végétaux  (ünger,  A.  Hoffmann,  etc.),  et  pour  les  autres 
détacherait  certaines  familles  du  régne  végétal  pour  les  reporter 
dans  le  régne  animal,  telle  est  par  exemple  celle  des  champignons 
myxomycètes  appelés  par  suite  Mijcétozoaires  (de  Bary,  etc.)  Ces 
phénomènes  sont  les  mouvements  appelés  sarcodiques  et  aussi 
amiboïdes,  observés  sur  le  contenu  et  sur  rutricnle  azoté  des  jeunes 
cellules  des  plantes  phanérogames  (Unger,  1 855),  des  Vaucheria  et 
d’autres  algues,  puis  les  mouvements  des  Gonium  et  des  Chlamydo- 
monas,  des  Spiralina,  etc.,  de  celui  également  des  spermatozoïdes 
des  algues  et  de  leurs  zoospores.  Il  s’agit  au.ssi  des  mouvements 
àmihoïdes  observés  par  Schmitz,  A.  Hoffmann,  et  surtout  par 
de  Bary,  sur  le  stroma  ou  matelas  muqueux  de  quelques  Hymé 
nomycètes  cl  de  tons  les  Myxomycètes  ; puis  particuliérement  enfin 
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du  passage  à l'élat  de  corps  semblables  aux  infusoires  rangés  dans 
les  genres  jWonoa  et  Xmifre»  quant  à leur  forme,  à leurs  mouvements, 
à leurs  déformations  avec  ou  sans  segmentation  en  deux , etc. , de 
ce  passage,  dis-je,  observé  dans  la  cavité  des  cellules  filamenteuses 
de  certaines  algues,  sur  le  contenu  des  spores  des  Myxomycètes, 
lors  de  leur  germination  (de  fiary),  et  sur  des  spermatozoïdes  de 
certaines  algues.  Déjà  du  reste,  en  1841,  Dujardin  (Infusoiret, 
p.  36),  avait  montré  que  la  substance  vivante  qui  sort  des  Navicu- 
les,  des  Baccillaires,  des  Closteries,  etc.,  montre  dans  ses  lobes  une 
disposition  à se  mettre  en  globules  semblant  annoncer  un  certain 
degré  de  contractilité,  ayant  plus  de  rapport  avec  la  substance 
intracellulaire  des  Cliaracées  et  des  Conjuguées  qu’avec  celle  des 
infusoires,  quoique  cependant  elle  soit  diaphane  comme  le  sarcode 
de  CCS  derniers. 

Pour  quiconque  a vérifié  quelques-unes  de'ces  observations,  ainsi 
qu'il  n’est  pas  difficile  de  le  faire,  l’analogie  est  incontestable 
entre  les  Amibes  et  les  Monas  d’origine  végétale  et  ceux  qui  se  pro- 
duisent aux  dépens  du  vitellus  des  œufs  de  Planaires,  de  Moljusques, 
d'insectes  diptères,  etc.,  et  de  Poissons  (ainsi  que  Reichert  l’a  vu 
il  y a longtemps  déjà)  envoie  d’altération.  Leurs  mouvements,  leur 
manière  d'englober  divers  corpuscules  d’autres  éléments  anato- 
miques, etc.,  ou  de  se  creuser  des  vacuoles  hyalines,  sont  également 
on  ne  peut  plus  semblables  dans  ces  corps  et  dans  les  filaments 
muqneux  des  Myxomycètes  avec  les  phénomènes  de  même  ordre, 
dits  sarcodiques  on  amihoides,  observés  sur  beaucoup  d’infusoires, 
sur  les  leucocytes,  et  d’autres  éléments  anatomiques  de  tous  les 
animaux. 

La  production  d’expansion  de  ce  genre  est  très-énergique  et 
celles-ci  acquiérent  une  très-grande  longueur  dans  les  leucocytes 
du  sang,  de  la  lympbe,  des  muqueuses  enfiammées  ou  non  et  du  pus 
Irais.  (Voy.  Ch.  Robin,  Sur  l'anatomie  et  la  pliysioloyie  des  leucocytes, 
in  Journal  de  lu  physiologie,  Paris,  1859,  in-8‘,  p.  43,  46  ; et  Littré 
et  Robin,  Diclioon  :!e  mniecme,  Paris,  in-8“,  10'  édition,  1855,  art. 
l’üs,  p.  1041  et  art.  Lbccocïts  de  l’édit.  suiv.) 

l^es  mouvements  de  ces  expansions  et  les  déformations  qui  en 
résultent  pour  les  leucocytes  se  retrouvent  chez  tous  les  animaux 
vertébrés  et  invertébrés  qui  en  possèdent  ; c’est  ce  qu’a  très-bien 
figuré  et  décrit  Warlhon  Jones  en  1846 

Chez  ces  divers  animaux,  le  globule  devient  quelquefois  un  peu 
irrégulier  à sa  circonférence,  puis  ensuite,  ou  immédiatement,  d’un 
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point  de  celle-ci,  une  expansion  plus  claire  que  le  reste  de  l’élément 
. s’avance  lentement,  é la  manière  d'un  liquide  qui  coule.  Tanlé 
l’expansion  est  aussi  large  à sa  base  qu’é  son  extrémité,  tantôt  elle 
se  termine  eu  pointe  Irès-effdée  ; quebjuefois,  vers  sa  base,  elle  est 
entourée  par  une  ligne  irrégulière  très-fine;  ce  fait,  qu’on  observe 
aussi  chez  les  vertébrés,  indique  une  rupture  de  la  partie  superfi- 
cielle, plus  dense,  du  globule,  pour  laisser  sortir  l’expansion  formée 
par  la  partie  centrale  de  sa  substance  qui  est  plus  molle.  Le  plus 
souvent,  bien  qu’il  n’en  soit  pas  toujours  ainsi,  il  y a expansion 
directe  de  la  partie  superficielle  inèinc  du  globule.  Cette  expansion 
rentre  et  ressort  plusieurs  fois,  toujours  très-lenteinent,  ou  reste 
plus  ou  moins  longtemps  immobile.  Avant  ou  pendant  son  retrait 
s’en  montrent  une  ou  plusieurs  dont  les  sorties  et  retraits  succes- 
sifs donnent  au  globule  un  aspect  un  peu  différent  pendant  vingt  à 
quarante  minutes  que  dure  le  phénomène.  Les  mêmes  faits  s’obser- 
vent sur  les  leucocytes  des  vertébrés,  même  de  l'homme,  et  un  glo- 
bule entier  est  quelquefois  déplacé  par  une  expansion  qui  fixée  à 
quelque  corps  étranger,  attire  rélénient  à elle,  empêchée  qu’elle 
est  de  rentrer  dans  sa  masse.  Si  quehiue  obstacle  s’oppose  trop  éner- 
giquement au  retrait  de  l'expansion  ou  au  mouvement  en  sens  in- 
verse du  leucocyte , l’expansion  se  brise  parfois  et  sa  substance 
forme  un  petit  globule  indépendant  hyalin  qui  disparait  peu  à peu. 

Ces  expansions  et  leurs  mouvements  peuvent  causer  une  véri- 
table reptation  de  l’élément  à la  surface  de  la  lame  de  verre  et  entre 
les  autres  éléments  qui  les  accompagnent,  tels  que  les  hématies,  etc. 
Parfois  il  y a comme  un  étalement  de  la  substance  du  globule  sous 
forme  de  plaque  plus  ou  moins  irrégulièrement  triangulaire  ou 
étoilée,  qui  change  trop  souvent  de  grandeur  et  de  largeur  pour 
qu’on  puisse  en  décrire  et  en  figurer  les  dispositions.  Ces  globules 
étalés  se  séparent  dans  certains  cas  en  deux  plaques  distinctes  qui, 
en  revenant  sur  elles-mêmes,  spontanément  ou  après  addition  d'eau, 
forment  deux  globules  distincts.  Cependant,  quelles  que  soient  ces 
déformations,  pendant  la  durée  desquelles  on  voit  souvent  se  former 
une  ou  plusieurs  vacuoles  pleines  d'nn  liquide  rosé  ou  un  noyau 
dans  la  substance  de  l’élément,  ce  dernier  reprend  toujoui-s  rapi- 
dement sa  forme  sphérique  et  devient  immobile  au  contact  de  l’eau 
en  même  temps  qu’il  se  gonfle,  qu’il  s’y  forme  un  ou  deux  noyaux 
et  que  ses  granulations  moléculaires  montrent  le  mouvement 
brownien  qu'elles  ne  manifestaient  pas  jusque-là. 

Lorsque  les  expansions  amibiformes  des  leucocytes  viennent  à 
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adhérer  à quelque  corpuscule  mobile,  elles  les  font  rentrer  avec 
elles  en  se  rétractant  dans  la  masse  de  l'élément.  Ils  attirent  et  en-  • 
globent  ainsi  parfois,  sous  les yeuv  de  l'observateur,  des  gouttelettes 
graisseuses, des  granulescolorés  ou  autres  ajoutés  à la  préparation. 

Bien  que  quelques  autres  éléments  anatomiques,  tels  que  le 
vilellus  dam  l'ovule,  les  cellules  des  cartilages  incluses  dans  les 
clioiidroplastes  et  jes  fibres  lamineusos  encore  à l'état  de  corps  ou 
cellules  fibro-plastiques  offrent  des  déformations  lentes  sous  les 
yeux  de  l'observateur,  par  suite  de  resserrement  et  d'expansions 
alternatifs  en  des  points  divers  de  leur  superficie,  ils  sont  loin  d'être 
aussi  prononcés  que  ceux  des  leucocytes  et  de  les  faire  ressembler 
à ces  éléments,  on  réciproquement,  bien  qu'ils  soient  dus  certaine- 
ment Il  des  propriétés  analogues  de  la  matière  organisée. 

La  description  qui  précédé  pourrait,  A peu  de  chose  près,  être 

répétée  à propos  des  .Amibes  et  de 
la  manière  dont  d'autres  Rhizo- 
podes  voisins  envoient  çA  et  lA  au- 
tour d'eux  des  prolongements  de 
leur  substance  qui  ont  été  décrits 
sur  ces  animaux  par  0.  Mûller  et 
ses  successeurs  avant  d'avoir  été 
suivis  sur  les  éléments  anatomi- 
ques. 

Ce  sont  des  mouvements  res- 
semblant aux  précédents  qui  nor- 
malement amènent  le  resserre- 
ment et  l'étalement  des  cellules 
pleines  de  matière  colorante  de 
la  peau  des  Batraciens  (fig.  15G), 
des  Caméléons  et  d'autres  ani- 
maux dont  la  couleur  change  chaque  fois  qu'ils  se  trouvent  placés 
dans  certaines  conditions  particulières  de  température,  d'humidité, 
d'exposition  A telle  ou  telle  sorte  de  lumière,  etc.,  de  même  que 
l'action  de  celle-ci  sur  la  chlorophylle  cause  dans  le  protoplasina 
des  cellules  végétales  des  modifications  qui  se  manifestent  par  le 
transport  des  granules  verts  d'une  partie  A l'autre  de  la  cavité 
cellulaire.  (Famintzin,  Prillieux.) 


Fig.  156 


* a,b,e.  Cellules  ramtllées  pleines  de  pigraent  noir  de  la  peau  de  la  Aoita  Umpo- 
raria  l..  c,  d.  Cellules  ou  vésicules,  culurées  en  Jaune,  à prolougeinenU  s'allongeant 
et  se  resseiTunl.  Ciossisscmcnt  de  50U  diamêtics. 
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697.  11  est  à croire  que  c'est  des  actes  de  rt'novation  moléculaire 
continue,  conduisant  au  développement,  puis  â la  reproduction 
par  gemmation  et  par  scission  ou  segmentation  dans  l’ovule  des 
plantes  et  des  animaux,  que  doivent  être  rapprochés  ces  mouve- 
ments décrits  sur  des  corps  d'origine  organique  de  provenances  si 
diverses  et  si  nombreuses,  et  qu'il  faut  faire  rentrer  tout  cet  ensem- 
ble de  phénomènes  dans  un  même  groupe,  comme  simple  consé- 
quence de  combinaisons  incessantes  assimilatrices  et  désassimila- 
trices  de  corps  complexes,  placés  dans  dos  conditions  particulières. 

La  production  par  certains  extraits  graisseux  mêlés  é des  corps 
albuminoïdes  de  corps  ayant  des  mouvements  et  un  certain  nombre 
des  caractères  physiques  oflerts  par  les  éléments  anatomiques  : 
l'exsudation  par  des  éléments  en  voie  d'altération  cadavérique  de 
corps  demi-liquides  doués  des  mêmes  propriétés  que  les  précédents  : 
l'analogie  de  ces  phénomènes  avec  ceux  que  présentent  les  globules 
d'exsudation  sarcodiqtie  dont  la  production  conduit  à la  dillluencc 
dos  éléments  qui  en  sont  le  siège  : l'analogie  des  exsudations,  des 
resserrements,  etc.,  offerts  par  ces  globules  avec  ceux  que  présen- 
tent, soit  les  corps  de  provenance  végétale,  aussi  bien  qu'animale 
rapprochés  def,  amibes,  soit  les  leucocytes,  soit  le  vitellus  deTovule 
de  beaucoup  d'animaux  dans  diverses  conditions,  etc.  : tous  ces  faits, 
dis-je,  montrent  que  les  mouvements  de  ces  corps  ne  sauraient  être 
assimilés  àl'iin  quelconque  dos  modes  de  la  contraction  musculaire 
caractéristiques  de  l'animalité.  Ils  ne  lui  sont  pas  plus  assimilables 
et  ne  prouvent  pas  plus  la  nature  animale  des  phénomènes  précé- 
dents que  ne  lui  sont  assimilables  les  phénomènes  de  segmentation 
et  de  geminaiion  du  vitellus  et  des  cellules,  qui  s’accomplissent 
d’une  manière  identique  sur  les  plantes  et  sur  les  animaux. 


CHAPITRE  II 

Applicalioaa  do  mloroacope  è rexomen  dos  llqoidos  normoosc  el  morbldeo 
de  r^conomlfl. 

ART.  1.  — SA.NGf  LYMPHE  ET  CHYLE. 

698.  Pour  examiner  le  sang  des  vertébrés,  il  faut  en  faire  sortir 
une  goutte  en  piquant  avec  une  aiguille  quelque  partie  de  la  peau. 
On  en  prend  une  portion  en  approebant  d’elle  jusqu’au  contact  le 
plat  d'un  porte-objet,  et  on  la  recouvre  d'une  lame  mince.  On  peut 
en  prendre  dans  le  sang  d’une  saignée  ou  dans  les  vaisseaux  d’un 
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animal  récemment  tué,  à l'aide  d’une  baguette  de  verre  ou  d’un 
tube,  une  goutte  assez  petite  pour  qu’elle  ne  forme  pas  une  couche 
trop  épaisse  entre  les  deux  lames.  (Voy.  p.  Tiôô.) 

On  étudiera  la  préparation  sous  un  grossissement  de  500  diamè- 
tres au  moins,  et  mieux  de  450  à 550,  si  elle  est  faite  avec  du  sang 
de  inainniifére  ou  d'oiseau.  Le  grossissement  de  500  est  suffisant 
pour  les  autres  vertébrés. 

Pour  la  conservation  des  préparations  de  ces  éléments,  voyez 
p.  576-577.  On  peut  conserver  des  globules  rouges  du  sang  à sec,  en 
laissant  dessécher  à l’air  une  mince  couche  de  liquide  sur  un  porte- 
objet,  sans  le  recouvrir  d’une  lamelle.  Les  globules  qui  ne  se  tou- 
chent pas  se  montrent  très-nettement  en  relief  et  peuvent  être  ob- 
servées à l'aide  de  très-forts  grossissements. 

699.  Globules  rouges.  On  verra  deux  sortes  d'éléments  anatomi- 
ques cellulaires  dans  le  sang,  les  globules  ou  disques  rouges  {hé- 
maties) et  les  globules  blancs  ou  leucocytes.  Les  premiers  sont  de 
beaucoup  les  plus  nombreux. 

L'examen  direct  permettra  de  constatei' leur  forme  biconcave,  cir- 
culaire dans  les  mammifères,  ovalaire  cl  convexe  chez  les  ovipares, 
formes  bien  saisissables  sur  ceux  que  les  courants  du  plasma  en- 
traînent, par  suite  d'évaporation  sur  les  bords  du  couvre-objet,  de 
l’eau,  que  vient  remplacer  le  liquide  qui  est  dans  le  reste  de  la 
pré[)aration.  On  peut  déterminer  des  courants  de  ce  genre  en  pres- 
sant légèrement  sur  le  couvre-objet  avec  l’aiguille  à manche  pour 
bien  voir  l’aspect  d’un  bâtonnet  court  qu’ils  offrent  quand  ils  sont 
placés  de  champ. 

Peu  à peu  on  suivra  leur  réunion  en  piles  ou  séries  que  la  ma- 
nœuvre précédente  dissocie  et  qui  se  reforment  ensuite.  C’est  sur- 
tout alors  qu’on  verra  que  par  la  lumière  transmise  leur  couleur 
est  rosée.  Quainl  le  liquide  s’altérera  cadavériquemenl,  ou  s’il  est 
pris  sur  le  cadavre  d’un  individu  mort  depuis  pins  de  douze  â quinze 
heures,  de  maladie  ou  non , ou  s’il  a élé  mélangé  â un  peu  de 
sueur,  etc. , on  verra  le  passage  des  globules  à l’état  framboisé  ou 
denlelè.  Il  sera  utile  de  voir  les  modifications  curieuses  de  leur 
forme  obtenues  en  les  portant  lentement  on  brusquement  à la  tempé- 
rature de  40",  qui  tue  les  batraciens  et  les  poissons,  de  45"  à 50°, 
sur  les  oiseaux  et  les  mammifères , ou  à celle  de  la  coagulation  de 
l’albumine  (60°  à 70"),  puis  à celle  de  100°. 

On  pourra  passer  ensuite  à l’examen  de  l’action  dissolvante  de 
l’eau,  de  divei-s  acides,  des  alcalis,  qu’il  faut  avoir  soin  de  ne  pas 
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mêler  au  liquide  dont  on  veut  voir  les  globules,  avant  le  moment 
où  leur  innueiice  doit  être  constatée.  On  suit  celte  dernière  en  ob- 
servant pendant  que  la  goutte  du  réactif  placée  sur  les  bords  du 
couvre-objel  s'infiltre  sous  lui  et  se  môle  au  sang,  dont  il  entraîne 
plus  ou  moins  les  éléments. 

Les  premiers  de  ces  agents,  en  gonflant  ou  dissolvant  le  corps 
de  l'élément,  mettront  en  évidence,  sans  le  dissoudre,  le  noyau  des 
hématies  de  l'embryon  des  mammifères  et  celui  qui  existeà  tous  les 
âges  dans  ces  cellules  sur  les  vertébrés  ovipares. 

700.  Sur  les  grosses  gouttes  de  sang  frais  placées  sous  le  micro- 
scope, on  pourra  suivre  au  bout  de  dix  â vingt  minutes  les  phases 
de  la  coagulation  de  la  fibrine  sous  forme  de  minces  filaments  in- 
colores traversant  le  champ  du  microscope  dans  le  plasma,  qui  ne 
montrait  rien  autre  jusquc-lâ  que  les  globules.  Il  sera  question 
plus  loin  du  mode  de  préparation  des  caillots  fibrineux. 

701.  Pour  déterminer  la  formation  des  cristaux  d'hématoïdine 
dans  le  sang  (d'après  Urücke),  on  mélange  à une  petite  quantité  de 
sang  quelques  cristaux  de  chlorure  de  sodium  ; une  goutte  de  ce 
sang  est  placée  sur  une  lame  de  verre  et  recouverte  d'une  mince 
lamelle;  on  fiiit  alors  couler  sur  les  bords  de  la  lamelle  quelques 
gouttes  d'acide  acétique,  de  façon  que  l'acide  cristallisable  pénétre 
lentement;  puis  on  chauffe  la  préparation  jusqu'à  l'ébullition,  en 
ajoutant  un  peu  d'acide  acétique  si  le  dessèchement  est  à craindre. 
Un  distingue  alors  au  microscope  des  cristaux  d'hématoïdine  plus 
ou  moins  nombreux. 

702.  Leucocyte»  ou  globules  blancs.  Çà  et  là,  au  milieu  des  glo- 
bules rouges,  on  verra  un  leucocyte  sur  trois  cents  des  premiers 
environ.  Leur  nombre  est  au  moins  deux  fois  plus  grand  sur  les 
reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons  ; leur  volume  est  notablement 
plus  considérable. 

Leur  adhérence  naturelle  aux  lames  de  verre  fait  que  la  plupart 
restent  immobiles,  alors  que  les  hématies  sont  entrainés  par  le 
plasma  quand  celui-ci  coule.  Leur  teinte  grisâtre,  leur  forme  sphé- 
rique, leur  volume  un  peu  plus  grand  que  celui  dos  hématies,  dans 
les  mammifères  du  moins,  les  feront  reconnaitre. 

Avant  de  les  traiter  par  les  réactifs,  on  cherchera  à suivre  leurs 
déformalions  par  production  d'expansions  sarcodique's  ou  amibifor- 
mes,  si  le  sang  a été  pris  sur  un  animal  vivant.  On  peut  observer  ces 
phénomènes  quelques  minutes  après  l'extraction  du  sang,  puis  en- 
suite pendant  une  ou  plusieurs  heures,  si  le  sang  desséché  au  pour- 
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tour  du  porle-objot  empOche  la  dessiccation  du  liquide  qu’il  re- 
couvre. 

On  cherchera  à dislinguei-  dans  le  sang  les  petits  leucocytes  ou 
glohulins,  ne  donnant  pas  d'expansions  amihiformes,  plus  petits 
que  les  globules  rouges,  tand's  que  les  plus  gros,  ou  leucocytes 
proprement  dits,  sont  les  uns  pAles,  peu  grenus,  les  autres  foncés; 
cela  lient,  sur  ces  derniei-s,  à ce  qu'ils  sont  plus  ou  moins  pleins 
do  fins  granules  graisseux,  jaunâtres,  qui  se  voient  surtout  sur  les 
reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons. 

On  préservera  la  préparation  de  l’évaporation  du  liquide  en  en- 
tourant le  porte-objet  de  cire  Tondue  ou  de  quelque  autre  lut  inerte, 
pour  suivre  du  jour  au  lendemain  les  modifications  cadavériques 
de  ces  éléments  et  la  |iroduction  d’un  ou  deux  noyaux  vers  leur 
centre  dans  ces  conditions. 

Sur  d’autres  préparations,  ou  suivra  comparativement  1 influence 
de  l’eau  de  l’acide  acétique  et  d’autres  acides  étendus  sur  les  gra- 
nules des  leucocytes,  dont  ils  amènent,  chacun  à sa  manière,  l’ag- 
glomération nucléiforme,  après  avoir  fait  ces.ser  la  production  des 
expansions  sarcodiques  et  ramené  les  éléments  â la  forme  sphé- 
rique. On  observera  surtout  le  mouvement  brownien  des  granules 
intérieurs  des  leucocytes  gonflés  sous  l’influence  de  l’eau  ou  des 
altérationscadavériques  du  plasma  On  ramènera  cesélémenisà  leur 
volume  primitif,  en  réajoulant  après  l’eau  une  goutte  de  solution 
concentrée  de  phosphate  ou  de  sulfate  de  soude,  ou  bien  on  at- 
tendra la  rupture  du  leucocyte  avec  issue  de  ses  granules,  en  lais- 
sant agir  l’eau  mise  en  quantité  plus  grande. 

Ou  suivra  sur  d’autres  préparations  l’action  des  fluides  qui  dis- 
solvent complètement  ces  globules,  tels  que  l’ammoniaque,  etc. 

Il  sera  utile  d’observer  rinlluencedes  liquides  qui,  au  contraire, 
comme  l'alcool,  les  solutions  chromiques  et  autres,  resserrent  et 
conservent  ces  cellules.  On  pourra  également  placer  ces  éléments 
dans  le  sérum  iodé  et  dans  les  chambres  chaudes,  dans  le  cas  où 
l’on  voudrait  faire  sur  eux  quelques  recherches  spéciales. 

703.  I.es  hémaloumires,  helminthes  qui  vivent  dans  le  sang,  se- 
ront cherchés  dans  des  préparations  du  sang  faites  comme  â l’or- 
dinaire. I.es  prétendus  vers  trouvés  dans  les  vaisseaux  de  riiomme 
ont  été  reconnus  être  seulement  des  concrétions  fibrineuses,  minces 
et  allongées.  Mais,  dans  le  sang  du  cheval  et  du  marsouin,  on  a 
trouvé  des  strongles  ; chez  le  chien  (Gruby  et  Itelafond)  et  le  rat 
[.Vus  ratliis,  L.),  des  filaires  (Chaussât),  ainsi  que  sur  les  corbeaux 
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et  les  grenouilles.  Sur  les  grenouilles,  on  voit  parfois  ces  filaircs, 
en  étudiant  la  circulation  sur  l’animal  vivant  ; il  faut  les  chercher 
en  automne,  sur  les  batraciens  amaigris,  se  trouvant  dans  de  mau- 
vaises conditions  d'aliuienlation  et  de  vie.  On  a renconiré  des  infu- 
soires parasites  dans  le  sang  de  quelques  poissons.  11  semble  résulter 
des  recherches  de  Vulpian  que  les  filaircs  du  sang  des  grenouilles, 
qui  n'ont  jamais  d'orgiincs  sexuels,  sont  les  jeuiie^de  (ilaires  adultes 
femelles  qu’on  trouverait  en  même  temps,  soit  dans  le  tissu  cellu- 
laire, soit  dans  quelques  viscères  des  animaux  atteints  d’hémato- 
zoaires. Les  infusoires  du  genre  Amibe  (Amœba)  qu’on  a prétendu 
avoir  trouvés  dans  le  sang  ne  sont  autres  que  les  leucocytes,  se 
déformant  par  des  expansions  sarcoiiiques,  plus  manifestes  chez 
les  invertébrés  que  sur  les  vei  tébrcs  supérieurs.  (Pour  les  altéra- 
tions du  sang  dans  le  charbon,  etc.,  voyez  dans  la  llh  section  ci- 
après,  l’article  qui  concerne  les  Vibrions  et  les  Bactéries.) 

704.  Le  sang  des  invertébrés  ne  montre  que  des  leucocytes,  sou- 
vent réunis  en  groupes. 

On  suivra  dans  leur  étude  la  même  marche  que  pour  celles  des 
leucocytes  des  vertébrés.  Les  variétés  de  leurs  formes,  chez  les  in- 
sectes surtout,  leur  volume,  l'énergie  et  l’étendue  de  leurs  mou- 
vements amiboïdes;  la  manière  dont  ils  se  creusent  aussi  de 
vacuoles  pleines  de  liquide  jaune  rosé,  etc.,  devront  surtout  fixer 
l’attention. 

Pour  les  préparer,  on  incise  transversalement  le  vaisseau  dorsal 
des  larves,  des  chenilles  ou  des  insectes  parfaits,  des  Araignées 
sur  la  ligne  médiane  de  leur  dos  A l’aide  de  ciseaux  ou  d’un  petit 
scalpel  bien  tranchant.  Ün  place  ensuite  une  goutte  du  liquide  sorti 
entre  deux  lames  de  verre,  comme  à l’ordinaire. 

On  procède  de  même  pour  les  mollusques  et  les  crustacés  après 
avoir  mis  à découvert  leur  cœur,  ou  appris,  par  leur  dissection 
préalable  où  il  faut  piquer  tel  ou  tel  4e  leurs  sinus  veineux. 

705.  La  conservation  des  leucocytes  est  très-difficile  ; elle  n’a 
jamais  lieu  sans  production  d’un  à trois  amas  nucléiformes,  comme 
au  contact  de  l’eau,  etc.  On  les  mettra  dans  le  liquide  de  Pacini 
indiqué  plus  haut  (p.  576),  de  préférence  à tout  autre. 

l'réjMralion  de  la  lymphe  et  du  chyle. 

706.  Sur  l’homme,  on  n’a  guère  d’occasions  d’examiner  de  la 
lymphe  en  dehors  des  cas  de  tislules  lymphatiques.  On  la  prépare 
aussi  en  en  plaçant  une  gonOe  entre  deux  lames  de  verre.  On  y 
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cherchera  les  leucocytes  plus  ou  moins  nombreux,  parfois  rares, 
qu'elle  renferme.  Presque  toujours,  ilans  les  conditions  précédentes, 
elle  est  lactescente.  On  observera  alors  les  très-fins  granules  grais- 
seux semblables  à ceux  du  chyle,  doués  d’un  vif  mouvement  brow- 
nien qu’elle  tient  en  susjtension;  Le  plasma  et  le  sérum  du  sang 
blanc,  montrent  de  fins  gramiles  semblables  à ceux-ci.  La  lymphe 
des  fistules  entraine  presque  toujours  quelques  hématies  que  son 
contact  resserre  un  peu  et  rend  violacés. 

Sur  les  mammifères,  on  prendra  du  chyle  en  piquant  le  réservoir 
de  Pecquet  chez  un  animal  en  digestion,  ou  plus  facilement  encore< 
en  plaçant  une  ligature  d'abord  prés  d'un  ganglion  mésentérique' 
puis  une  autre  à quelques  centimètres  plus  loin,  en  allant  du  cété 
de  l'intestin,  de  manière  A retenir  ainsi  le  liquide  dans  un  ou  plu* 
sieurs  chylifères.  On  peut  alors  piquer  tel  ou  tel  vaisseau  pour  en 
étudier  le  liquide  ou  détacher  les  conduits  ainsi  liés  pour  emporter 
la  pièce  près  du  microscope. 

On  procédera  de  mémo  pour  étudier  la  lymphe  proprement  dite. 
On  placera  la  ligature  supérieure  sur  le  cordon  testiculaire  du 
mâle,  sur  les  vaisseaux  ovariens,  loin  de  l’ovaire,  chez  les  femelles 
ou  sur  les  vaisseaux  iliaques  primitifs  près  de  l'aorte,  en  embras- 
sant un  peu  des  tissus  ambiants.  Lorsqu’on  verra  les  lymphatiques 
bien  distendus  par  le  liquide  clair  et  ritrin,  on  placera  la  ligature 
inférieure  avant  d’enlever  la  pièce. 

On  peut  ainsi  conserver  la  lymphe  ou  le  chyle  avec  leurs  leuco- 
cytes intacts  pendant  plus  de  vingt*quatre  heures. 

ART.  II.  — SÉROSITÉS  ET  PUS. 

707.  Pour  étudier  les  sérosités  à l'aide  du  microscope,  il  est 
nécessaire  de  les  laisser  séjourner  pendant  quelques  heures,  et  de 
prendre  une  goutte  du  liquide  ou  de  son  dépét  au  fond  du  verre  à 
pied  ou  de  l'éprouvette,  à J'aide  d’un  tube.  (Voyez  plus  haut, 
page  355.) 

On  étudiera  ensuite  la  préparation  à l'aide  d’un  grossissement 
de  tOO  à 500  diamètres,  pour  y chercher  les  leucocytes  types, 
ou  de  la  variété  dite  pyoïde  qui  s'y  trouvent  souvent.  Ils  sont  ordi' 
nairement  à l’état  cadavérique,  sauf  les  cas  où  la  sérosité  est  exa- 
minée aussitôt  après  une  ponction,  ou  encore  est  prise  sur  un  ani- 
mal qn*on  vient  do  tuer. 

On  déterminera  ensuite  s’il  y a ou  non  avec  eux  des  cellules  épi- 
théliales des  séreuses,  gonflées  ou  non, granuleuses  ou  non,  isolées 
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OU  encore  jaxiaposées  en  lamelles;  s’il  va  enfin  des  gouttes  d’huile, 
des  flocons  de  mucnsine,  et  des  granulations  moléculaires. 

Dans  la  sérosité  des  hydrocèles,  on  cherchera  s’il  y a des  groupes 
de  lamelles,  de  la  cholestérine,  que  déjà,  du  reste,  on  voit  souvent 
à l’œil  nu  .sous  forme  de  paillettes  brillantes. 

On  pourra  conserver  celles-ci  dans  l'eau  phéniqiiée  ou  dans  les 
solutions  indiquées  ci-dessus  (page  376). 

Il  en  sera  de  même  des  leucocytes  et  des  cellules  épithéliales  qui, 
du  reste,  n’offrent  ordinairement  rien  de  spécial  à cet  égard. 

708.  Quant  au  pus,  il  n’est,  en  général,  pas  besoin  de  le  sou- 
mettre an  repos,  et  il  suffit,  pour  le  préparer,  d’en  prendre  une 
goutte  avec  une  baguette  de  verre. 

Si  tes  leucocytes  se  touchent  entre  les  lames  de  verre  et  se  compri- 
mant au  point  de  devenir  polyédriques,  on  ne  peut  bien  les  exa- 
miner ; il  faut  ajouter  alors  un  peu  d’une  sérosité  limpide  quel- 
conque ou  du  sérum  iodé,  ou,  en  leur  absence,  de  la  salive,  de  la 
solution  de  phosphate  de  soude,  etc. 

Il  est  rare  d’avoir  du  pus  assez  frais  pour  que  ses  leucocytes  pré- 
sentent encore  des  mouvements  amiboïdes;  mais,  en  général,  ce 
n’est  qu’un  jour  ou  deux  après  l’issue  du  liquide  des  abcès,  que 
des  granules  se  sont  réunis  en  amas  nudéiformes  bien  nets  dans 
ces  éléments. 

On  étudiera  ensuite  sur  eux  l’action  de  l'eau  et  des  autres  réac- 
tifs, comme  il  a été  dit  plus  haut.  On  observera  avec  soin,  le  plus 
ou  moins  de  réplétion  et  de  distension  de  certains  d'entre  eux,  par 
des  granules  graisseux  {globules  grantdeux). 

On  pourra  les  conserver,  s’il  est  besoin,  dans  le  liquide  de  Pacini 
(page  376). 

Outre  les  leurxicytes,  on  examinera  dans  le  pus  les  granules  gri- 
sâtres et  graisseux  libres  qui  les  accompagnent  souvent,  les  globules 
rouges  du  sang  venus  des  vaisseaux  rompus,  etc. 

On  peut  encore  rencontrer  dans  le  pus  de  certains  abcès  an- 
ciens des  cristaux  aciculaires  d'acides  gras,  des  lamelles  de  choles- 
térine, soit  isolés,  soit  réunis  en  amas  apercevables  ou  non  à 
l’œil  nu. 

J'ai  trouvé  deux  oU  trois  fois  dans  le  pus  d’abcès  profonds  et 
anciens  des  grains  mous  jaunâtres , atteignant  un  diamètre  de 
1/10"  de  millimètre,  entourés  d’une  sorte  d'atmosphère  ou  couche 
mince,  visqueuse,  finement  grenue  retenant  des  leucocytes  du  pus. 
Ges  grains  étaient  formés  par  des  corpuscules  longs  de  2 à 6 Centi- 
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mètres  de  millimètre  renllés  d’un 


Fie.  I.w. 

ConcnHioiis  ci  ûlallolüe»  du  pus. 


paUiologiqiie  générale.  Paris  1857, 


coté,  amincis  du  côté  opposé, 
placés  en  série  à la  suite  les 
uns  des  autres  (a)  de  manières 
diverses,  et  ces  séries  étaient 
groupées  les  unes  contre  les 
autres  sous  forme  de  rayon 
autour  d’un  centre  (b,c,  d)  for- 
mé de  matière  grenue  pour 
composer  les  grains.  Bien  <|ue 
réfraclanl  fortement  la  lumière, 
ayant  un  centre  brillant,  un 
contour  net  et  foncé,  les  cor- 
puscules étaient  dissous  ou  du 
moins  fort  pâlis  par  l’acide  acé- 
tique et  insolubles  dans  l’am- 
raoniaque  et  dans  l'éllier. 
( Voy.  aussi  11.  Lebert,  Anat. 
in-fol.,  pl.  II,  lig.  Iti.) 


ART.  ni.  — SPERME,  LIQUIDE  PROSTATIQUE,  LIQUIDE  DES  OVISACS 
ET  LAIT. 

709.  Tous  ces  liquides  se  préparent  comme  les  précédents,  en  en 
plaçant  une  petite  goutte  entre  deux  lames  de  verre,  sans  liquide  ad- 
ditionnel. Il  est  lies  circonstances  pourtant  où,  les  éléments  qu’ils 
tiennent  en  suspension  étant  trop  nombreux,  il  est  nécessaire  d’a- 
mener leur  écartement  en  ajoutant  une  sérosité  on  quelque  autre 
liquide  albumineux  limpide  entre  les  lames  de  verre. 

Cela  est  parliculiércment  nécessaire  lorsqu'on  prend  le  sperme 
crémeux,  épais,  qu'on  fait  suinter  par  pression  du  canal  déférent 
coupé  en  travers.  Là  on  ne  trouve  que  des  spermatozoïdes,  quel- 
ques noyaux  libres  d'épithéliums,  parfois  des  cellules  sphériques 
pâles,  petites,  qui  sont  probablement  des  cellules  provenant  de  la 
segmentation  du  vitellus  mâle,  mais  qui  n’ont  pas  produits  de  sper- 
matozoïdes. Souvent  il  y a,  en  outre,  de  très-petits  noyaux  de 
0“'",003  siihériques,  pâles,  lie  fines  granulations  moléculaires  sont 
interposées  à ces  éléments  en  nombre  plus  ou  moins  grand,  d’une 
espèce  animale  à l’antre. 

Dans  le  liquide,  des  vésicules  séminales,  soit  de  consistance  cré- 
meuse, coulant,  soit  presque  gélatiniforme,  on  verra,  en  outre  : 
1°  des  granules  graisseux  d’un  jaune  brunâtre,  tels  que  ceux  qui 
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sont  dans  les  cellules  épithéliales  de  celles  de  ces  organes  ; 2*  quel* 
ques-unes  de  ces  cellules  parfois,  ou  des  noyaux  libres  ovoides; 
S*  souvent  quelques  leucocytes,  surtout  sur  les  sujets  qui  ont  eu  des 
blennorrhagies  avec  ou  sans  épididymite  ; dans  le  sperme  ils  peu* 
vent  présenter  des  expansions  ; 4°  des  gouttes  visqueuses,  sphériques 
ou  non,  se  déformant  facilement,  hyalines,  incolores,  légèrement 
rosées  ou  jaunâtres.  Ces  gouttes,  dont  le  volume  varie  beaucoup, 
se  retrouvent  plus  ou  moins  abondamment  dans  le  sperme  éjaculé 
d'un  sujet  à l'autre,  tant  dans  le  sperme  normal  que  dans  celui  des 
individus  qui  n’ont  plus  de  spermatozoïdes,  à la  suite  d'épididy- 
mites doubles.  La  substance  qui  les  forme  est  susceptible  de  s'étirer 
en  forme  de  larmes,  de  fuseaux  plus  ou  moins  effilés,  de  filaments 
très-fins,  réticulés  ou  fasciculés  offrant  les  aspects  les  plus  variés. 
Elle  n'est  pas  attaquée  par  l’eau.  L’acide  acétique  la  pâlit  sans 
la  dissoudre  ; 5*  parfois  des  concrétions  (tympexims)  microsco- 
piques, de  consistance  cireuse,  de  formes  très-diverses,  englobant 
souvent  des  spermatozoïdes  et  d'autres  de  ces  éléments  ; 6*  quel- 
quefois enfin  il  montre  quelques  flocons  microscopiques  de  mucus 
finement  strié. 

Il  faut  pour  ces  examens  se  servir  de  grossissements  de  400  dia- 
mètres ou  au  delà. 

7i0.  Pour  étudier  le  liquide  prostatique,  ou  comprime  la  glande, 
afin  de  faire  suinter  son  produit  par  ses  canaux  sur  les  côtes  du 
veru  monlanum  dans  le  canal  de  l'urèthre,  ou  à la  surface  d'une 
coupe  pratiquée  dans  l'organe.  On  n’a  jamais  vu  ce  liquide  qu’en 
procédant  ainsi. 

On  n'y  trouve  que  des  granulations  graisseuses,  les  unes  très- 
fines,  les  autres  assez  grosses,  un  peu  brunâtres.  Les  cellules  qu'on 
y rencontre  sont  d’autant  plus  nombreuses  que  les  sujets  sont 
morts  depuis  plus  longtemps,  ce  qui  porte  à penser  qu’elles  n’ap- 
partiennent pas  au  liquide  même.  Ce  sont  des  cellules  prismati- 
ques, ciliées,  avec  un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  gra- 
nules graisseux. 

Parfois  le  liquide  contient  de  petits  calculs  polyédriques,  à an- 
gles arrondis,  jaunâtres,  formés  de  couches  concentriques  élé- 
gantes. Il  faut  se  garder  de  confondre  ces  corps  avec  les  corpuscules 
amylcndes  proprement  dils  ou  du  cerveau  et  de  la  moelle.  Ils  vien- 
nent des  tubes  prostatiques  intra-glandulaires.  On  peut  en  trouver 
qui  sont  visibles  à l'œil  nu,  jaunâtres  ou  d’un  brun  rouge. 

I^  liquide  des  glandes  de  Méry  ou  de  Cooper  et  vulvo-vagi- 
lloii:>.  — Microseope.  37 
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nalcs,  est  complètement  hyalin  et  ne  tient  aucun  élément  anato- 
mique en  suspension. 

711.  Le  sperme  éjaculé,  préparé  comme  les  liquides  précédents, 
montre  un  mélange  de  toutes  les  parties  élémentaires  qui  renfer- 
ment ceux-ci.  Toutelois,  ni  les  cellules  prismatiques  ciliées,  ni  les 
concrétions  prostatiques  ne  s'y  trouveut  ; mais  souvent  il  entraîne 
quelques  cellules  pavimenteuses  de  l’urélhre.  Les  spermatozoïdes 
y restent  mobiles  pendant  des  heures  et  même  des  jours,  quand  on 
les  tient  é la  température  de  30°  à 35°  environ.  On  remarquera  un 
plus  j^and  nombre  de  leucocytes  dans  le  sperme  des  individus 
qui  ont  eu  des  blennorrhagies  avec  ou  sans  épididyipite  que  sur 
les  autres  sujets.  Parfois  même  il  contient  quelques  globules 
rouges  du  sang.  Ces  derniers  peuvent  être  assez  abondants  pour 
rendre  le  sperme  rosé  chez  quelques  personnes,  lorsqu’il  y a 
eu  abstinence  de  rapprochements  sexuels  pendant  plusieurs  se- 
maines ou  mois.  Parmi  les  hommes  qui  ont  été  atteints  d'épididy- 
mite, il  en  est  même  qui  émettent  un  sperme  tellement  chargé  d’hé- 
maties qu'il  est  tout  à fait  rouge  et  devient  une  cause  d’elfroi  pour 
eux.  Les  spermatozoïdes,  pourtant,  y sont  aussi  agiles  et  aussi  nom- 
breux que  dans  le  sperme  normal. 

Il  faut  savoir,  avant  de  faire  cet  ordre  d’examen,  que  les  sper- 
matozoïdes sont  encore  visibles  dans  des  liquides  déjà  fétides  par 
putréfaction,  et  dans  lesquels  se  sont  formés  des  cristaux  de  phos- 
phate ammoniaco-magnésien,  alors  que  les  autres  éléments  anatomi- 
ques, les  cellules  épithéliales  pavimenteuses  cxceptées,sontdétruites. 

Par  le  refroidissement  il  se  produit  dans  le  sperme  éjaculé  des 
cristaux  de  phosphate  ammoniaco-magnésien,  formant  à la 
surface  du  résidu  desséché  d’élégantes  touffes  de  fines  aiguilles 
flexibles,  ou  des  prismes  effilés  en  pointe,  isolés  ou  groupés  dans 
l’épaisseur  de  la  substance  des  croûtes  ou  taches  spermatiques. 

Le  liquide  lactescent  ou  non  des  kystes  épididyinaires  {hydro- 
cèles spermatiques,  hydrocèles  enkystées,  etc.)  devra  être  examiné 
comme  s’il  s’agissait  de  véritable  sperme.  Souvent  il  est  utile  de 
laisser  son  contenu  solide  former  dépôt  et  d’aller  chercher  un  peu 
de  celui-ci  à l’aide  d’un  tube  effilé  manié  comme  une  pipette.  On 
étudiera  dans  le  liquide  les  fins  granules  graisseux  qu’il  peut  con- 
tenir, les  spermatozoïdes  seuls  ou  accompagnés  de  petits  noyaux 
sphériques,  ou  ces  noyaux  seuls. (Voy.  les  détails  sur  ce  sujet  et  sut 
les  autres  humeurs, Cil.  Uobiii,Lef(»w  sur /es  àumeurs.  Paris,  1867, 
in-8“,  p.  377  et  suiv.) 
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712.  Pour  œnserver  les  spermatozoïdes  pris  dans  le  canal  défé- 
rent, dans  le  liquide  des  vésicules  séminales  ou  dans  le  sperme 
d’émission,  on  en  mélangera  une  petite  quantité  aux  liquides  de 
Pacini  (p.  376),  destinés  à la  conservation  des  globules  du  sang 
ou  é la  glycérine  gélatinée  (p.371). 

11  est  beaucoup  d'animaux  dans  lesquels  c'est  dans  le  testicule 
même  dont  on  coupe 
quelque  conduit,  ou 
incisé  en  masse  qu’il 
faut  aller  chercher  la 
substance  crémeuse 
ou  pâteuse  formée 
par  les  spermutozoi- 
des  que  l’on  veut  pré- 
parer ou  dont  on  ob- 
serve les  mouve- 
ments, après  addi- 
tion d’un  liquide  ap- 
proprié . Chez  les  pois- 
sons, les  batraciens, 
les  mollusques,  les 
annélides,  les  poly- 
pes, etc.,  ce  liquide 
peut  être  l'eau  dans 
laquelle  ils  vivent. 

Souvent  tous  ces  élé- 
ments sont  réunis  en 
un  amas  granuleux, 
du  côté  de  la  tète, 

pendant  que  le  pro-  Pig.  iss.  — a.  Spnrmalozuîdes  de  la  A'em»  nuncia.  Savi- 
lonsement  ou  aueue  Spemaloioîdcs  du  incmc  tnnélidc 

^ * soiiit  d’un  ovule  mâle  rompu. 

s’agite  en  dehors  en 

entraînant  parfois  toute  la  masse.  C’est  ce  que  l'on  voit  sur  beau- 
coup d’invertébrés,  tels  que  les  Néréides  (fig.  158)  et  divers 
autres  annélides. 

713.  Spermatophorés.Chei  quelques  insectes  orthoptères,  quel- 
(|ues  crustacés  et  sur  les  céphalopodes,  la  substance  fécondante  du 
mâle  est  portée  dans  les  organes  femelles  par  des  corps  libres  verini- 
formes  ayant  une  structure  particulière,  et  appelés  spermatophores . 
Ils  se  composent  essentiellement  d’une  matière  blanche  demi-li- 
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soit  prismatiques,  soit  parfois  sphériques,  cellules  isolées  ou  réunies 
en  couche,  que  ce  liquide  entraîne. 

Ces  divers  éléments  se  conservent  dans  les  liquides  de  Pacini  in- 
diqués plus  haut  et  dans  la  glycérine  gélatinée  (p.  371  et  376). 

Préparation  du  lait  et  du  colostrum. 

715.  Le  lait  est  un  des  liquides  les  plus  faciles  à observer.  U 
suffit  d'en  placer  une  goutte  entre  deux  lames  de  verre  de  l'exa- 
miner à un  grossissement  de  300  é 500  diamètres*. 

On  examinera  d'abord  le  volume  et  le  nombre  relatif  de  ses  glo- 
bules butyreux  en  suspension  émulsive,  dont  les  plus  petits  sont 
doués  d'un  mouvement  brownien  très-vif. 

L'action  dissolvante  de  l'éther,  du  chloroforme,  etc.,  montrera 
aisément  l'absence  de  toute  enveloppe  azotée  cellulaire  autour  de 
ces  globules  graisseux.  On  arrivera  au  même  résultat  en  portant  le 
lait  ou  lu  préparation  à une  température  de  40°  à 50°. 

716.  On  cherchera,  dans  le  colostrum  surtout,  les  leucocytes  à 
leurs  divers  degrés  de  réplétion  par  des  granules  graisseux  (glo- 
bules du  colostrum),  amenant  leur  augmentation  de  volume  au  point 
de  les  rendre  de  quatre  à cinq  fois  plus  gros  qu'à  l'état  normal. 

On  examinera  aussi  les  agglomérations  de  globules  du  lait  par 
contiguïté  ou  par  du  mucus  visible  ou  non,  existant  souvent  dans 
le  colostrum. 

Dans  les  liquides  lactescents  on  non,  séreux,  sanguinolents,  etc., 
des  kystes  de  la  mamelle,  on  cherchera  entre  les  globules  graisseux 
du  lait  ces  mêmes  leucocytes  granuleux,  et  surtout  s'il  y a des  cel- 
lules épithéliales  polyédriques  ou  sphériques  isolées  ou  juxtaposées, 
plus  ou  moins  hypertrophiées  avec  ou  sans  passage  à l'état  granu- 
leux ; enfin,  on  y pourra  parfois  trouver  des  cristaux  de  cholestérine. 

AHT.  IV.  MCCDS,  SAUVE,  BILE,  MATIÈRES  SÉBACÉES,  ETC. 

Préparation  des  mucus. 

717.  Les  préparations  des  mucus  se  font  en  plaçant  une  goutte 
de  ces  humeurs  entre  deux  lames  de  verre,  et  en  les  observant  à un 
grossissement  de  400  à 500  diamètres. 

• Des  recherches  U^s-bien'  faites  de  H.  Lamperriére  ont  montré  que  ta 
quantité  de  lait  fournie  par  chaque  sein  chez  la  femme  est  en  général  de  25  à 
W grammes  par  heure;  ce  qui  donne  1440  grammes  par  jour  pour  les  deux 
seins,  tl  a vu  celte  quantité  s'élever  A 2141,  par  2i  heui-es  chez  quelques  femmes 
(Complet  rendus  de  l' Académie  des  sciences,  l’aris,  1850.  in-4*,  t-  P- 
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Quand  les  mucus  sont  demi-concrets,  de  consistance  glutineuse, 
leur  viscosité,  leur  ténacité  particulière  rendent  assez  difricile  leur 
étalement  et  l’eau  dans  lesquels  on  est  obligé  de  les  placer  entre  les 
lames  de  verre  coagule  parfois  un  peu  leur  surface,  et  la  rend 
légèrement  opaline.  Cette  viscosité  peut  être  naturelle  comme  dans 
le  mucus  du  col  utérin,  pendant  la  grossesse  chez  la  femme,  à la 
surface  de  la  peau  de  beaucoup  de  mollusques  terrestres,  etc.,  elle 
peut  être  assez  considérable  pour  obliger  de  prendre  des  fragments 
de  la  matière  avec  des  pinces  et  de  les  étaler  avec  les  aiguilles. 

Beaucoup  de  mucus,  naturellement  filants  et  visqueux,  peuvent 
acquérir  celte  ténacité  particulière  dans  certaines  conditions  mor- 
bides, ainsi  qu’on  le  voit  pour  les  mucus  du  nez,  du  larynx,  etc. 
Dans  l’intestin,  etc. , celte  ténacité  peut  aller  au  point  que  les  mucus 
s’enlèvent  sous  forme  de  couches  ou  membranes  ayant  presque  la 
consistance  de  la  muqueuse  elle-même.  La  préparation  se  fait  alors 
en  eu  prenant  des  fragments  minces  à l’aide  de  ciseaux  courbés,  et 
en  les  étalant  ou  les  dilacérant  même  au  besoin  dans  l'eau  pure  ou 
légèrement  gommée. 

Les  mucus  ne  montrent,  à proprement  parler,  aucun  élément 
anatomique  qui  leur  appartienne  en  propre.  Mais  il  faut  étudier  le.s 
variétés  de  l’aspect  strié  particulier  que  présentent  leur  substance 
organique  fondamentale  ou  mucotine  dans  la  plupart  d'entre  eux. 

Il  sera  bon  de  commencer  à cet  égard  par  l’étude  du  mucus  for- 
mant le  blanc  d'œuf,  et  de  comparer  cet  état  strié  à celui  que  pré- 
sente la  fibrine.  On  verra  ensuite  comment  l’acide  acétique  l’aug- 
mente dans  les  mucus  quand  il  existe,  et  le  fait  apparaître  quand  il 
n’existe  pas,  tandis  qu’il  le  fait  disparaître  dans  la  fibrine. 

On  observera  ensuite  les  gouttes  hyalines  jaunâtres  ou  rosées  que 
renferment  certains  mucus , surtout  ceux  des  mollusques  et  les 
grains  calcaires  du  mucus  de  quelques-uns  de  ces  derniers  animaux 
qui  sont  testacés. 

On  observera  ensuite  les  éléments  anatomiques  et  autres  parti- 
cules que  les  mucus  enlrainent  dans  beaucoup  d’organes.  Tels  sont 
les  noyaux  et  les  cellules  d’épithélium,  pouvant  être  plus  ou  moins 
modifiés,  plus  ou  moins  granuleux,  etc.,  si  le  mucus  a séjourné 
longtemps  dans  l’organe  où  il  a été  sécrété,  ou  dans  l’intestin  ; 
tels  sont  encore  les  leucocytes,  les  gouttes  huileuses,  les  granulations 
azotées,  les  granules  de  poussières  diverses,  les  Leplolhrix,  etc., 
qu’ils  englobent  souvent.  Dans  les  mucus  de  l’intestin,  il  y a en 
outre  des  granules  de  biliverdine , des  débris  alimentaires,  etc. 
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PRËPARATION  DE  LA  SAUTE  ET  DE  LA  BILE. 

Souvent  des  filaments  microscopiques  de  mucus  demi-solide  ou 
des  flocons  englobant  des  leucocytes  ou  d'autres  éléments  se  trou- 
vent en  suspension  dans  des  humeurs  très-fluides,  comme  le  mucus 
de  Turéthrc  dans  l'urine,  celui  de  l'intestin  dans  le  suc  intestinal 
proprement  dit,  etc. 

718.  L'examen  des  diverses  variétés  de  crachats  se  fait  comme 
celui  des  mucus.  On  aura  à y rechercher,  suivant  les 
circonstances  qui  amènent  l'expuition,  les  leuco- 
cytes granuleux  ou  non,  les  hématies  venant  du  pou- 
mon, etc.,  des  Leptothrix  et  des  détritus  alimen- 
taires venant  des  interstices  dentaires,  parfois  des 
fibres  élastiques  pulmonaires  dans  les  cas  de  ca- 
vernes du  poumon  chez  les  phthisiques,  etc. 

Ces  remarques  s'appliquent  également  d’une 
manière  générale  à la  préparation  et  à l'examen  des 
malières  des  vomissements. 

Dans  les  cas  de  vaginite , on  cherchera  si , au 
milieu  des  leucocytes  du  mucus  purulent,  se 
trouvent  des  Trichomona»  vaginale  Donné,  qui  s'y  rencontrent  par 
fois  (fig.  159),  lorsque  ce  mucus  est  acide. 


F1(Ç.  159. 

Trichomonas  vagi- 
nale. 


Préparation  de  la  salive  et  de  ses  dépôts. 

719.  Pour  préparer  la  salive,  il  suffit  d'en  placer  une  goutte 
entre  deux  verres  et  de  l'examiner  à un  grossissement  de  400  A 
500  diamètres. 

On  y observera  quelques  leucocytes  venant  du  mucus  buccal,  et 
que  la  salive  a gonflés  en  y déterminant  la  production  de  un  A deux 
noyaux,  et  rendant  visible  le  mouvement  brownien  des  fins  granules 
qu'ils  renferment.  Souvent  elle  entraîne  des  cellules  épithéliales  de 
la  langue,  des  Leptothrix  venant  de  la  surface  de  celle-ci  ou  des 
interstices  denhiires  et  soit  libres,  soit  en  faisceaux,  adhérents  ou 
non  A la  gangue  finement  grenue  sur  laquelle  ils  se  développent. 

En  laissant  évaporer  de  la  salive  sur  une  lame  de  verre,  on 
pourra  voir  des  dendrites  formées  par  la  cristallisation  du  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  et  du  chlorure  de  sodium  de  la  salive. 

Préparation  de  la  bile. 

720.  On  prépare  la  bile  comme  les  autres  humeurs,  mais  après 
avoir  laissé  se  déposer  les  particules  qu'elle  tient  en  suspension. 
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qu’il  s'agit  de  ceux  dans  lesquels  il  est  principalement  formé  de 
sels  calcaires  à l’état  de  granules  microscopiques  plus  nu  moins 
irréguliers. 

ABT.  V.  — BRISES  ET  DÉPÔTS  URINAIRES. 

722.  La  marche  générale  à suivre  dans  l’examen  des  urines, 
est  la  même  que  pour  les  liquides  dont  nous  avons  déjà  parlé 
(pages  333  et  334).  Un  sait  que,  de  tous  les  fluides  de  l’économie, 
c’est  celui  que  les  médecins  ont  le  plus  souvent  à observer.  Les 
divers  dépôts  accidentels  qui  doivent  être  soumis  à l’examen  micro- 
scopique, pourront  être  conservés  pour  une  étude  ultérieure  dans 
des  tubes  étiquetés  et  bouchés  où  on  les  place  après  décantation  du 
liquide  qui  surnage,  ou  en  les  retirant  avec  une  pipette  du  fond  des 
vases  où  iis  se  trouvent.  On  empêche  la  putréfaction  de  l’urine  en 
versant  sur  le  dépôt  quelques  gouttes  d’huile  de  naphte  ou  de 
solution  phéniquée.  il  est  très-utile  de  faire  une  collection  de  pré- 
parations microscopiques  des  divers  dépôts  que  l’on  peut  ren- 
contrer. 

723.  Urines  normales.  Toùt  médecin  devra  avoir  étudié  les  urines 
d’individus  bien  portants  avant  de  passer  à l’observation  de  celles 
qui  offrent  des  dépôts  morbides. 

L'excrétion  sera  reçue  directement  dans  un  verre  à pied  très- 
propre,  versée  dans  celui-ci  à l’aide  du  vase  dans  lequel  a eu  lieu 
la  miction,  après  qu’on  aura  eu  soin  de  s’assurer  que  nul  corps 
étranger  n’y  a été  laissé.  Cette  recommandation  s’applique  natu- 
rellement à tous  les  cas  dans  lesquels  des  observations  de  ce  genre 
doivent  être  faites.  Mais  comme,  dans  la  pratique  médicale,  elle  est 
loin  d’être  toujours  suivie,  il  importe  de  rappeler  qu’on  peut  trouver 
accidentellement  dans  les  urines  presque  toutes  les  espèces  de  cor- 
puscules décrits  dans  les  poussières  (pages  529  à 533),  soit  isolé- 
ment, soit  réunis  en  certain  nombre.  Parfois  aussi,  il  en  est  qui 
peuvent  être  ajoutés  par  ceux  qui  ont  intérêt  à simuler  certaines 
maladies,  telles  sont  les  poussières  de  charbon,  diverses  variétés 
de  sable,  la  craie,  le  lait,  eic.  Il  est  des  simulateurs  qui  s’introdui- 
sent dans  l’urèthre  de  la  laine  de  matelas,  des  cheveux,  etc.|  que 
repousse  ensuite  l’urine  dans  laquelle  on  les  retrouve.  C’est  alors 
qu’il  importe  d’être  familier  avec  l’examen  des  diverses  sortes  de 
poils,  et  cela  d’autant  plus  qu’il  est  des  cas  de  véritable  pilimic- 
tion,  c’est-à-dire  d’expulsion  par  l’urine  de  poils  souvent  chargés 
d’urates  ou  d’ücide  urique  qui  tombent  dans  la  vessie  par  suite 
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de  l'ouverture  d'un  kyste  pileux  dans  sa  cavité,  ou  par  suite  de  la 
présence  à sa  surlacc  interne  d’une  portion  de  tégument  ayant  la 
structure  de  la  peau. 

724.  Par  le  refroidissement,  un  léger  nuage  ou  énéorème  se 
forme  au  milieu  du  liquide  et  tombe  peu  à peu  au  fond  du  vase.  Si, 
après  s'étre  formé,  le  liquide  a été  agité,  il  se  'dépose  de  nou- 
veau, le  mucus  étant  miscible  à l’urine,  mais  non  dissous  par  elle. 

On  examinera  ce  dépôt  en  allant  l’aspirer  avec  un  tube  effilé 
avec  lequel  on  opère  comme  avec  une  pipette;  c'est-à-dire  en  tenant 
un  doigt  sur  son  extrémité  extérieure  jusqu'à  ce  que  la  pointe  soit 
plongée  au  contact  du  dépôt  ou  de  la  portion  du  dépôt  à recueillir. 
En  soulevant  peu  à peu  le  doigt,  on  voit  monter  celui-ci,  et  réap- 
pliquant le  doigt  au  moment  jugé  convenable,  on  enlève  la  quan- 
tité voulue  de  liquide  ou  de  dépôt.  On  laisse  glisser  une  portion  de 
ce  dernier  sur  le  porte-objel,  et,  après  l'avoir  recouvert  d'une  lame 
mince,  on  l'étudie  à un  grossissement  de  400  à 500  diamètres 
environ. 

Ce  dépôt  est  tellement  ténu  qu’on  ne  le  voit  pas  toujours  dans  le 
tube.  En  tenant  re  dernier  verticalement  pendant  quelques  instants, 
des  parcelles  de  dépôt  ou  de  tout  autre  descendent  vers  son  extré- 
mité effilée,  et  on  attend  qu’elles  y soient  rassemblées  pour  faire 
tomber  sur  le  porte-objet  la  goutte  de  liquide  qui  les  renferme. 

Cette  manière  de  faire,  indispensable  ici,  est  applicable  à l'étude 
du  plus  grand  nombre  des  dépôts  peu  abondants. 

Cet  énéorème  ne  montre  que  quelques  cellules  épitbéliales 
pâles,  soit  pavimenteuses,  larges  de  3 à 4 centièmes  de  milli- 
mètre , ou  du  double  plus  grandes , venant  de  la  vessie  et 
' de  l'nrèthre,  soit  sphéroidales,  venant  de  la  vessie,  tantôt  isolées, 
tantôt  réunies  en  petit  nombre.  Il  y en  a généralement  si  peu,  qu’il 
faut  ordinairement  les  chercher  longtemps  avant  de  les  trouver; 
il  est  parfois  nécessaire  de  les  chercher  sons  un  faible  objectif  que 
l'on  remplace  par  un  plus  fort,  après  avoir  fixé  le  porte-objel  quand 
les  cellules  sont  amenées  dans  le  champ  du  microscope. 

C’est  des  parois  de  la  vessie,  et  non  du  rein  ni  de  l’urèthre,  que 
vient  cette  petite  quantité  de  mucus  et  d’épithélium. 

• Dans  ces  circonstances  comme  dans  toutes  les  autres  dont  il  sera 
question  ci-après,  on  peut  trouver  ces  cellules  épithéliales  entière- 
ment couvertes  de  très-fines  granulations  contigués  et  de  volume 
uniforme,  si  on  observe  l’urine  assez  longtemps  après  la  miction 
pour  qu'il  commence  à s’y  développer  des  vibrions.  Ixiur  noyau  et 
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leurs  granulations  propres  sont  alors  plus  ou  moins  masquées  par 
les  granules  précédents,  qui  sont  de  ceux  qui  ont  élé  considérés 
comme  des  Micrococeui,  etc.  (V.  p.  559.) 

Il  y a parfois  en  même  temps  dans  la  préparation  quelques  leu- 
cocytes (globules  muqueux).  Le  mucus  vésical  qui  les  accompagne 
est  tellement  ténu  et  gonflé  par  l'eau,  qu'il  ne  montre  pas  alors 
les  stries  qu’il  offre  dans  les  cas  de  catarrhe  vésical  et  propres  à 
la  plupart  des  mucus  qui  n’onl  pas  séjourné  dans  un  liquide  aqueux. 

725.  Dans  l'urine  normale,  au  moment  de  la  miction,  on  voit 
flotter  deux,  trois,  ou  un  plus  grand  nombre  de  filaments  d'un  gris 
blanchâtre,  bien  décrits  par  M.  Donné,  qui  tombent  lentement  au 
fond  du  vase  laissé  en  repos.  Ils  ont  de  1 à 2 ou  5 centimètres  de 
long,  et  de  I à 5 dixiémes  de  millimètre  environ  d’épaisseur.  On 
peut  parvenir  â les  saisir  isolément  avec  la  pipette,  comme  il  a été 
dit  plus  haut  pour  les  préparer  et  les  examiner  sous  un  grossisse- 
ment de  400  diamètres  au  moins.  Du  reste,  le  microscope  en  mon- 
tre parfois  de  plus  petits,  invisibles  à l'œil  nu  dans  le  dépét,  presque 
imperceptible,  ou  dans  l’énéoréme  des  urines  normales.  On  en  peut 
naturellement  aussi  trouver  dans  divers  dépôts  morbides. 

Ils  sont  constitués  par  un  filament  microscopique  de  mucus  assez 
ferme,  se  gonflant  peu  à peu  dans  l'urine,  ordinairement  strié  en 
long,  parfois  à stries  nulles  ou  à peine  visibles,  mais  se  produisant 
au  contact  de  l'acide  acétique. 

Ce  mucus  englobe  de  fines  granulations,  des  leucocytes  plus  ou 
moins  déformés  et  allongés,  mais  reconnaissables  comme  tels  après 
l'action  de  l'acide  acétique,  des  leucocytes  sphériques,  parfois  des 
cellules  épithéliales  pavimenteuses,  et  quelquefois,  enfin,  chez 
l’homme,  des  spermatozoïdes  morts  ou  même  vivants  si  l’urine  est 
fraîche.  Ces  filaments  sont  rectilignes  ou  diversement  flexueux,  selon 
les  hasards  de  la  préparation.  Ils  contiennent  des  leucocytes  en 
quantité  variable,  d’un  sujet  à l’autre,  etmême  de  l’un  à l'autre  des 
filaments.  Cesèléments  sont  plus  nombreux  sur  les  individus  qui  ont 
eu  des  blennorrhagies  que  dans  les  conditions  contraires,  et  les 
filaments  eux-mêmes  sont  plus  blancs  et  plus  abondants  alors 
que  dans  les  conditions  contraires. 

D'un  auteur  à l'autre,  on  trouve  ces  filaments  désignés  comme 
étant:  1“  des  cylindres  provenant  des  tubes  du  rein;  2“  plus  sou- 
vent comme  venant  des  canaux  prostatiques  ; 3°  et  enfin,  comme 
venant  des  tubes  testiculaires  et  épididymaires.  Mais  à l’état  nor- 
mal, et  même  à l'état  ijiorbide,  aucun  de  ces  organes  ne  produit  du 
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mucu».  Je  inc  suis  assuré,  au  contraire,  que  ces  filaments  simples 
ou  ramifiés  sont  formés  de  mucus  uréthral  accumulé  entre  les  plis 
de  sa  muqueuse,  où  il  englobe  des  leucocytes,  des  cellules  épithé- 
liales, etc.  Sur  l'homme,  on  les  trouve  particulièrement  dans  les 
plis  du  golfe  de  l'urèthre  ou  de  Lecat,  ù la  jonction  des  parties 
membraneuses  et  bulbaire  du  canal.  C'est  lé  qu'ils  englobent  quel- 
ques spermatozoïdes  qui  sortent  en  petit  nombre,  normalement  en 
dehors  de  toute  perte  séminale  chez  les  individus  qui  s'abstiennent 
de  coït  pendant  plusieurs  semaines,  par  une  cause  quelconque.  On 
peut  en  trouver  là,  ainsi  que  dans  l'urine,  même  chez  les  vieil- 
lards, fait  que  j'ai  constaté,  du  reste  Beale  l’avait  déjà  vu.  Les 
filaments  formés  dans  les  heures  qui  suivent  le  coït,  en  renferment 
aussi. 

Il  importe  d'étudier  ces  produits  dans  l’urine  normale,  pour  ne 
pas  leur  attribuer,  dans  les  déptïts  morbides,  une  importance  autre 
que  celle  qu’ils  ont.  On  voit  qu'ils  sont  formés  de  mucus  uréthral 
et  non  vésical,  rénal,  etc.  Les  leucocytes  et  l'épithélium  qu’ils  con- 
tiennent viennent  aussi  de  Turèthre. 

La  présence  de  ces  filaments  avec  des  leucocytes  dans  l'urine  des 
femmes,  tant  dans  les  conditions  ordinaires  que  dans  l'état  de 
grossesse,  montre  qu'ils  ne  viennent  pas  des  tubes  prostatiques  ni 
des  tubes  séminaux. 

726.  Les  individus  atteints  de  blennorrhagie,  ou  qui  sont  guéris 
depuis  peu  de  cette  affection,  apportent  souvent  à examiner  des 
urines  qui  contiennent  plus'  de  ces  filaments  que  celles  des  sujets 
dont  l’urèthre  est  tout  à fait  sain.  Ces  derniers  contiennent  surtout 
un  bien  plus  grand  nombre  de  leucocytes  qui  les  rendent  blan- 
châtres. 

Pendant  la  durée  de  la  blennorrhagie,  on  voit  en  outre  flotter 
dans  ces  urines,  ou  on  retire  du  fond  du  verre  à pied  où  elles  ont 
reposé  de  petits  lambeaux  de  l'épithélium  pavimenteux  de  l'urè- 
thre, et  quelques  leucocytes.  Parfois  on  y trouve  un  ou  deux  petits 
flocons  nuageux  ou  bien  limités,  formés  de  mucus  uréthral  englo- 
bant un  nombre  plus  ou  moins  grand  do  leucocytes. 

On  peut  conserver  les  filaments  muqueux  décrits  plus  haut 
dans  un  mélange  à parties  égales  d'alcool  et  de  glycérine,  ou  dans 
les  liquides  de  Pacini,  qu'on  fait  glisser  entre  les  lames  de  verre, 
après  avoir  enlevé  l'urine  par  capillarité,  à l'aide  d'un  linge  fin  ou 
de  papier  brouillard. 

727.  Cn  des  points  importants  de  l'appli^tion  du  microscope  à 
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l'étude  des  urines,  consiste  dans  la  détermination  de  la  nature  des 
corpuscules  qui,  ne  lui  appartenant  pas  naturellement,  se  produi- 
sent au  sein  de  ce  liquide  ou  à sa  surface,  après  son  émission,  et 
peuvent  se  trouver  mêlés  à ceux  qui  proviennent  normalement  ou 
accidentellement  des  parties  constituantes  naturelles.  Ainsi,  en 
abandonnant  l’urine  à elle-même,  on  verra  se  produire  les  cor- 
puscules indiqués  plus  haut  (page  559,  1°,  2"  et  3*),  pouvant 
former  une  couche  superficielle  molle,  glutineuse,  plus  ou  moins 
épaisse,  chargée  de  cristaux,  de  phosphate  ammoniaco-magnésien, 
parfois  assez  gros  pour  apparaître  sous  forme  de  granules  bril- 
lants. Cette  couche  dans  laquelle  prédominent  souvent  les  vibrions 
est  d’autant  plus  épaisse  et  se  forme  d’autant  plus  vite,  que  l'urine 
est  mélangée  à une  plus  grande  quantité  de  substances  organiques 
coagulables,  telles  que  du  mucus  ou  de  l’albumine.  Cette  formation 
a attiré  l'attention  des  accoucheurs  qui  ont  appelé  kiesteîne  le 
mélange  azoté  complexe  qu’on  en  retire. 

Elle  peut  se  former  aussi  contre  les  parois  du  vase  ; elle  peut  se 
rompre  et  tomber  en  particules  jusqu’au  fond.  Lorsque  la  décom- 
position e.st  plus  avancée,  il  se  développe  parfois  des  monades  dans 
l’urine.  Ces  mêmes  granules  et  ces  vibrions  ou  encore  des  Leplo- 
Uirix  ou  bactéries,  peuvent  se  produire  plus  ou  moins  vile  d’une 
urine  à l’autre,  selon  sa  composition  dans  toute  la  masse  du  liquide 
commençant  à s’altérer.  (Voy.  Beale,  De  l'urine,  des  dépôts  urinai- 
res, etc.,  trad.  franç.,  Paris,  1865,  in-12,  p.  513;  et  Ch.  Robin. 
Leçons  sur  les  humeurs,  Paris,  1867,  in-8,  p.  7-i4.)  Ces  particules 
lui  donnent  un  aspect  opalescent  tout  paiiiculier  que  l’examen 
microscopique  fait  distinguer  aisément  de  l’opalescenc^  qui  se  pro- 
duit quand  débute  le  dépôt  des  urates  de  soude  de  certaines  urines 
en  voie  de  refroidissement,  et  de  l’opalescence  due  à des  matières 
grasses. 

Nous  avons  indiqué  aussi  (page  559 , 3°  et  4°)  quels  sont  les 
cryptogames  qui  se  développent  (fig.  160)  souvent  dans  les  urines 
soit  sucrées,  soit  albumineuses,  etc.,  et  plus  ou  moins  rapidement 
selon  leur  composition.  Ajoutons  immédiatement  qu’il  peut  s’y 
développer  ou  y tomber  quelques  autres  végétaux  unicellulaires 
(voy.  Ch.  Robin,  foc.  cit.,  p.  744), et  spécialement  des  Sarcines  recon- 
naissables à leurs  cellules  cubiques  très-petites,  juxtaposées  en 
groupes  ou  fragments  cuboïdes  ou  prismatiques  pouvant  être  par- 
fois assez  gros  pour  être  visibles  à l’œil  nu. 

728.  Pour  examiner  les  mucus  urinaires  morbides  dans  les  cas  de 
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cystite,  de  catarrhe  vésical,  etc.,  on  laissera  reposer  le  liquide  et 
on  prendra  avec  un  tube  une  portion  de  la  couche  qui  est  au  fond 
du  verre  ou  du  flacon.  Quand  le  mucus  est  filant,  très-visqueux, 
celui  qui  a monté  dans  la  pipette  ou  dans  le  tube  est  retenu  par 


Fi^.  100,  - Sf>orcs  d'c!^]H‘crs  iiidétcrminôes,  soit  à contenu  granuleux  (c,  d,  l,  m),  soit  â 
contenu  transparent  i divers  degrV'S  des  luodiûcatioiis  qu'elles  subi<sent  lors  de 
leur  germinatioir  {f,  tj,  h,j,  k,  l);  trouvées  dans  une  urine  albumineuse,  commençant 
à s'altérer.  Grossissement  de  450  diamètres. 


la  masse  lorsqu'on  veut  retirer  ce  dernier.  Il  faut  alors  décanter 
l’urine  qui  estau-dessus  du  dépôt  et  saisir  une  portion  de  ce  mucus 
avec  des  pinces,  pour  le  porter  sur  la  lame  de  verre  et  l’étudier  à un 
grossissement  de  400  fois  ou  environ. 

On  y constatera  les  caractères  connus  du  mucus  proprement  dit, 
la  présence  de  cellules  épithéliales  pavimcnleuscs  de  la  vessie. 
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polyédriques,  sphéroïdales,  etc.,  granuleuses  ou  non,  et  enfin,  une 
quantité  de  leucocytes  variable  d’un  cas  à l'autre.  On  recherchera 
quels  sont  ceux  qui  l’emportent  des  leucocytes  de  petit  volume 
qu'on  trouve  dans  le  mucus  peu  abondant,  produit  sans  qu’il  y ait 
cystite  proprement  dite,  ou  des  leucocytes  ordinaires  du  pus,  plus 
ou  moins  granuleux  ‘.  On  recherchera  s’il  y en  a dont  la  superficie 
est  gonflée  en  une  vésicule  hyaline  dans  laquelle  reste  la  portion 
grenue  de  l’élément.  On  cherchera  en  outre  dans  ces  préparations 
s'il  s’y  trouve  quelques-uns  des  filaments  décrits  p.  587,  de  ceux 
dont  il  sera  question  plus  loin,  et  des  cristaux  ou  autres  dépôts. 
Dans  toutes  ces  observations,  et  particulièrement  dans  le  cas  de 
l’examen  des  urines  muqueuses,  il  importe  de  constater  si  le  liquide 
est  acide  ou  devenu  alcalin.  Lorsqu’il  est  ammoniacal,  ainsi  que 
cela  est  souvent  dans  les  cas  de  catarrhe  vésical,  le  mucus  devient 
glaireux,  et  miscible  partiellement  à l’urine,  de  manière  à la  rendre 
filante  même  dans  la  portion  qui  est  au-dessus  du  dépôt.  Des 
vibrions  s’y  produisent  alors  rapidement  en  grand  nombre  et  la 
rendent  louche.  HM.  Rayer  et  Davaine  en  ont  observé  dans  de  l’urine 
fétide  ayant  cet  aspect  retirée  avec  la  sonde,  et  examinée  aussitôt 
après  chez  un  malade  atteint  de  catarrhe  vésical. 

729.  Du  pus  peut  être  mêlé  à l’urine  dans  certains  cas  d’abcès 
ouverts  dans  la  vessie,  de  néphrite  sans  cystite,  et  alors  il  peut 
exister  sans  être  accompagné  de  mucus.  Il  donne  par  le  repos  une 
couche  bien  limitée,  d’un  blanc  grisâtre,  mat,  opaque,  ou  jaunâtre, 
un  peu  verdâtre  ou  non.  On  le  prépare  et  on  le  reconnaît  facilement 
en  prenant  un  peu  de  la  substance  avec  un  tube,  et  examinant  à un 
grossissement  de  500  diamètres  environ. 

Les  leucocytes  ne  présentent  jamais  d'expansions  sarcodiques  ou 
aniibiformes  dans  ces  conditions.  On  les  étudiera  comme  ceux  qui 
auraient  pu  être  pris  dans  le  pus  ou  dans  le  sang. 

Ces  éléments  peuvent  être  accompagnés  de  quelques-uns  des 
dépôts  cristallins  dont  il  sera  question  plus  loin,  de  ceux  d’urates 
particulièrement  ; mais  quand  le  pus  vient  du  rein  ou  d’un  abcès 
ouvert  dans  la  vessie,  l’urine  n’est  pas  ordinairement  ammoniacale, 
ni  chargée  de  phosphate  ammoniaco-magnésien,  comme  lorsqu’une 
cystite  aiguë  ou  chronique  a déterminé  la  production  des  leuco- 

• Voy.,  sur  cc  point,  Cli.'  Robin,  laçant  lur  le»  humnirx.  Paris,  18(17,  in-8*, 
p.  606  cl  suivantes.  Pour  les  applications  au  diagnostic,  etc.,  do  toutes  ces 
déterminations  cl  des  suivantes,  voy.  le  même  ouvrage  et  L.  Beale,  lue.  cU. 
Paris  1865,  iii-lï,  cbap.  ni,  vliap.  iiv,  etc. 
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cyles.  Toutes  les  fois,  du  reste,  qu'une  urine  sera  purulente,  c'est- 
à-dire  chargée  de  leucocytes,  comme  lorsqu'elle  est  sanguinolente, 
l'examen  microscopique  du  dépdt  doit  être  complété  par  l'étude 
chimique  du  liquide.  Après  l'avoir  séparé  de  ce  dernier,  on  y déter- 
minera surtout  les  caractères  des  substances  coagulables  du  sérum 
qui  peut  s'ëtre  mêlé  à l'urine. 

730.  Lorsque  les  urines  sont  ammoniacales,  même  faiblement  et 
peu  chargées  de  principes  en  dissolution,  les  leucocytes  sont  gon- 
flés, pâles,  montrant  bien  leur  noyau.  Ils  peuvent  l’être  au  point, 
parfois,  d'avoir  le  double  de  leur  volume  habituel.  Ce  gonflement 
(|iii  les  rend  pâles,  peut  porter  sur  toute  la  masse,  et  être  tel,  que 
les  granules  sont  doués  du  mouvement  brownien  dans  l'élément 
où  se  sont  formés  un  ou  deux  amas  nucléiformes  ; sur  d’autres 
globules,  la  surface  de  l'élément  s’est  seule  gonflée  en  une  vésicule 
hyaline  entourant  la  masse  granuleuse  que  constitue  le  reste  de  ce 
dernier. 

I,e  liquide  urinaire  ammoniacal  devient  lui-méme  parfois  filant 
comme  s'il  était  muqueux,  par  suite  de  son  action  propre  sur  les 
mucus  et  sur  les  leucocytes  auxquels  il  fait  exsuder  un  peu  de  leurs 
substances  organiques  coagulables  qui  se  mêlent  au  fluide. 

731.  On  pourra  faire  des  préparations  à conserver  en  collection 
avec  ces  leucocytes,  en  enlevant  le  plus  possible  du  liquide  urinaire 
que  l’on  pompe  à l’aide  du  papier  brouillard,  et  en  le  remplaçant 
par  du  liquide  de  Pacini  (voy.  page  376)  destiné  à la  conservation 
des  leucocytes  et  ajouté  en  excès. 

Examen  de*  gpermatoioîdes  dans  l'urine. 

732.  Il  est  trois  sortes  de  dépôts  urinaires  qui,  sans  être  sper- 
matiques, peuvent  ressembler  à ceux  que  donnent  le  sperme.  Ce 
sont  certains  dépôts  des  urates  non  colorés,  quelques  dépôts  de 
leucocytes  existant  en  petit  nombre,  et  ceux  de  cystinc.  Il  faut,  par 
conséquent,  recourir  nécessairement  à l’examen  microscopique 
pour  déterminer  leur  nature  réelle,  sans  parler  des  cas  dans  les- 
quels les  spermatozoïdes  ne  sont  pas  assez  nombreux  pour  former 
une  couche  visible,  ou  restent  disséminés  dans  du  mucus,  dans  les 
sédiments  d'urate  de  soude,  de  sang,' etc. 

Il  faudra,  par  conséquent,  laisser  reposer  le  liquide  pendant  6 à 
8 heures  au  moins  dans  un  verre  à expérieùce,  puis  aller  prendre 
avec  le  tube  effilé  manié  comme  une  pipette,  un  peu  du  dépôt,  lors 
même  que  celui-ci  est  nuageux,  presque  imperceptible;  on  le  cou- 
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vre  ensuite  d’une  lame  mince  pour  l’observer  à un  grossissement  de 
500  diamètres  ou  environ. 

Outre  les  spermatozoïdes,  on  cherchera  à voir  s’il  y a des  cris- 
taux d’oxalate  de  chaux,  des  leucocytes,  des  cellules  de  l'épithélium 
vésical,  etc.  (Voy  Ch.  Robin,  Leçont  sur  les  humeurs,  1867, 
p.  382.) 

Les  autres  détails  sur  cet  ordre  d’examen  ont  déjà  été  indiqués 
plus  haut  (page  576),  seulement,  il  faut  savoir  que  les  spermato- 
zoïdes ne  sont  pas  nécessairement  isolés.  Ils  peuvent  être  encore 
englobés  dans  des  grumeaux  microscopiques  de  la  matière  demi- 
solide  qui  donne  au  sperme  des  vésicules  son  aspect  gélatineux, 
matière  que  l’urine  gonfle  et  ramollit  sans  la  dissoudre,  ils  sont  alors 
accompagnés  des  autres  éléments  du  sperme  des  vésicules.  C’est  ce 
qui  arrive  quand  l’urine  est  rendue  peu  après  le  coït,  ou  parfois 
chez  tes  personnes  jeunes  ou  âgées  dont  l’excès  de  sperme  se 
déverse  dans  l’urèthre  après  plusieurs  semaines  d’abstinence 
sexuelle. 

Dans  les  cas  où  on  pense  que  dans  une  urine  sanguinolente  il  y 
a des  spermatozoïdes,  c’est  toujours  au  fond  du  vase,  au-dessous 
du  dépôt  sanguin,  qu’il  faut  les  chercher,  et  qu’on  les  trouve  le 
plus  abondamment  quand  ils  existent  réellement. 

Examen  du  sang  dans  les  urines. 

733.  11  n’est  pas  difflcile  de  déterminer  la  présence  du  sang 
dans  les  urines,  les  hématies  n’étant  pas  très-modiflées  par  ce 
liquide.  11  importe  de  connaître  ce  dernier  fait,  les  cas  dans  les- 
quels l’urine  est  colorée  en  rouge  hématique  par  des  matières  colo- 
rantes liquides  et  non  par  des  globules  n’étant  pas  rares.  Quelques 
globules  rouges  cependant  deviennent  dentelés,  et  d’autres  sont 
rendus  hémisphériques,  par  gonflement  sur  l’une  de  leurs  faces, 
l’autre  restant  concave.  Ce  gonflement  s’observe  sur  un  plus  grand 
nombre  d’éléments  si  le  liquide  commence  à devenir  ammoniacal 
que  dans  le  cas  contraire. 

Quand  l'urine  modifie  les  globules  de  telle  manière  qu’elle  devient 
noirâtre,  on  trouve  habituellement  les  hématies  devenues  pâles  au 
centre,  et  à contour  net  et  foncé,  ce  qui  leur  donne  un  peu  l’aspect 
d’un  petit  cercle. 

Si  l’urine  est  très-sensiblement  colorée , il  suffit  d’en  mettre 
immédiatement  une  goutte  entre  deux  verres  pour  constater  la  pré- 
sence des  globules  sanguins.  Si  ces  éléments  sont  peu  nombreux, 
Rwi». — Ricruicope.  38 
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il  est  utile  de  les  laisser  se  réunir  au  fond  d’un  verre  à réactif,  par 
un  repos  de  8 à 12  heures.  On  les  prend  alors  à l’aide  d’un  tube 
effilé  manié  comme  une  pipette.  On  constate  ainsi,  mieux  que  de 
toute  autre  manière,  quels  sont  les  autres  parties  cristallines  on 
organiques  qui  les  accompagnent. 

Le  sang  qui  vient  du  rein  ou  du  bassinet  par  suite  de  la  présence 
d’un  calcul  logé  dans  ces  organes  ou  dont  d’autres  causes  amènent 
l’épanchement,  peut  être  accompagné  de  leucocytes  et  de  cellules 
épithéliales.  Les  caractères  de  celles-ci  peuvent  aider  à faire  con- 
naître le  point  de  départ  de  l’hémorrhagie.  Des  cellules  prisma- 
tiques, souvent  très-grandes,  5 un  ou  deux  noyaux,  avec  d’autres 
cellules  polyédriques  ou  sphéroidales  ayant  de  1 à 4 gros  noyaux 
nucléolés  et  chargés  de  grosses  granulations  grisitrel)  indiquent 
une  desquamation  épithéliale  des  calices,  du  bassinet  ou  des  ure- 
tères. Il  faut  naturellement  avoir  comparé  antérieurement  l’épithé- 
lium de  ces  régions  à celui  du  rein  et  de  la  vessie  pour  déterminer, 
d’après  la  nature  de  ceux-ri,  les  cas  dans  lesquels  le  sang  vient 
du  rein,  du  bassinet,  ou  au  contraire,  de  la  muqueuse  vésicale  •. 
seulement. 

Il  est  nécessaire  de  séparer  par  décantation  l’urine  du  dépôt, 
lorsque  le  sang  est  abondant,  pour  constater  la  présence  ou  l’ab- 
sence de  l’albumine  dans  la  première. 

73i.  Dans  le  cas  d’hématurie  chyleuse  ou  lactescente,  les  glo- 
bules sanguins  tombant  au  fond  du  vase  par  le  ie|)os,  tandis  que, 
au  contraire,  les  granules  graisseux  tendent  à se  réunir  vers  In 
surface  du  liquide,  on  préparera  l’urine  chargée  de  ces  granules 
comme  s’il  s’agissait  du  chyle  ou  du  sérum  lactescent  du  liquide 
sanguin,  et  on  l’examinera  à l’aide  d’un  grossissement  de  500  à 
000  diamètres.  Les  granules  grais.seux  qui  rendent  l’urine  laiteuse 
ou  opaline  sont,  pour  la  plupart,  tellement  fins,  qu’il  faut  d’abord 
une  cairtaine  attention  pour  les  distinguer.  On  observera  leur  mou- 
vement brownien,  on  pourra  les  dissoudre  par  l’éther  ou  les  faire 
se  réunir  en  gouttelettes  plus  grosses  en  chauffant  la  préparation 
sur  la  lampe  é alcool,  ou  mieux  en  chauffant  préalablement  une 
certaine  quantité  de  liquide  dans  un  verre  de  montre  ou  une  cap- 
sule, si  l’urine  n’est  pas  trop  albumineuse  pour  se  coaguler  en 
masse. 

Dans  toutes  ces  circonstances,  il  importe  de  rechercher  si  le  dé- 
pôt formé  au  fond  du  verre  à réactif  contient,  en  outre,  des  fila- 
ments du  rein,  des  épithéliums,  etc. 
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Le  petit  volume  des  granules  graisseux  qui  colorent  ces  urines 
et  dont  il  sera  toujours  utile  de  s’être  fait  une  idée  en  examinant 
du  chyle  pris  sur  un  chien,  etc. , permettra  toujours  aisément  de  les 
distinguer  des  globules  de  lait  qu’on  est  parfois  appelé  à voir  dans 
l’urine  de  certains  simulateurs  qui  le  mêlent  à ce  liquide,  pour 
faire  croire  à l’existence  de  quelque  affection  morbide  singulière. 

Préparation  de  la  fibrine  dam  les  urines. 

735.  On  peut  rencontrer  de  la  fibrine  dans  l’iirine  dans  deux  or- 
dres de  conditions. 

Le  plus  souvent,  c’est  dans  les  cas  de  cystite  cantharidicnne  où 
des  lambeaux  de  pseudo-membranes  fibrineuses  grisâtres,  mêlés 
ou  non  à du  mucus  et  accompagnés  de  leucocytes  avec  ou  sans  hé- 
maties, flottent  dans  l’urine  et  se  réunissent  par  le  repos.  Pour  les 
préparer,  on  les  saisit  avec  des  pinces  et  on  les  place  sur  le  porte- 
objet  pour  les  dissocier  un  peu  au  besoin  avec  les  aiguilles,  sans 
addition  d’autre  liquide  que  l’urine  même.  (Voy.  Ch.  Robin,  Leçons 
sur  les  humeurs,  1867,  p.  477.) 

Dans  certaines  formes  d’hématurie,  la  fibrine  se  coagule  dans 
l’urine  avant  ou  après  son  émission,  la  rend  presque  gélatiniforme, 
puis,  en  se  rétractant,  elle  forme  des  caillots  de  figures» variées 
(voy.  Ch.  Robin,  ibid.,  p.  722),  colorés  ou  non.  On  les  prépare 
comme  les  précédents  pour  en  déterminer  la  nature.  L’action  de 
l'acide  acétique  sur  la  fibrine  qui  les  constitue  permet  de  les  dis- 
tinguer aisément  des  filaments  de  mucus  â substance  striée  dont  il 
a déjà  été  question.  Elle  met  en  évidence  les  leucocytes  et  les  épi- 
théliums que  la  fibrine  peut  avoir  englobés. 

11  faut,  avant  de  se  servir  de  cet  agent,  examiner  avec  soin  les 
dispositions  en  séries  et  autres  que  présentent  les  hématies  dans 
ces  caillots. 

On  peut  conserver  pendant  des  mois  et  même  des  années , 
dans  le  liquide  de  Pacini  destiné  à la  préparation  des  hématies 
(p.  576),  soit  la  fibrine  de  ces  caillots,  soit  les  globules  rouges  des 
hématuries,  en  ayant  soin  de  reprendre  autant  d’urine  que  possible 
à la  préparation  avant  de  lui  réajouter  le  liquide  conservateur,  tou- 
jours mis  en  excès. 

Préparation  des  sédiments  épithéliaux  de  F urine. 

736.  On  ne  constate  guère  de  sédiments  Urinaires  dans  lesquels 
prédominent  les  épithéliums.  Ou  du  moins  dans  lesquels  ils  for- 
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ment  la  partie  essentielle  de  ceux-là,  que  chez  les  individus  afTectés 
de  fongus  vésical.  (Voy.  Cli.  Robin,  loc.  cit.,  p.  728.) 

Le  liquide  renferme,  en  outre,  le  plus  souvent  une  quantité  plus 
ou  moins  considérable  de  sang. 

La  préparation  se  fait  en  prenant  avec  un  tube  une  portion  du 
dépét,  qu’on  examine  à un  grossissement  de  400  à 500  diamètres. 

On  constatera  ainsi  la  présence  des  épithéliums  nucléaires  et 
cellulaires  de  la  vessie.  Ces  derniers  offrent,  et  surtout  dans  les 
cas  de  tumeurs  amenant  la  production  de  ces  desquamations  et 
dépôts,  des  variétés  de  forme  plus  nombreuses  et  plus  singulières 
que  partout  ailleurs. 

Ces  cellules  sont  isolées  ou  juxtaposées  en  lambeaux  ; ceux-ci  re- 
produisent souvent  la  forme  en  doigt  de  gant  des  saillies  papil- 
laires du  fongus  qu'elles  engainaient.  Il  peut  y avoir  des  papilles 
dont  les  capillaires  sont  vides  ou  pleins  de  sang,  et  soit  pourvues 
encore  de  cette  gaine  épithéliale,  soit  au  contraire  privées  de  celle- 
ci.  Leur  substance  homogène  finement  grenue  montre  parfois  les 
noyaux  et  les  fibres  du  tissu  lamineux  qui  prennent  part  à leur 
constitution.  Les  urines  qui  contiennent  ces  dépôts  sont  toujours 
plus  ou  moins  sanguinolentes. 

Ou  reste,  pour  arriver  à déterminer  la  nature  de  ces  dépôts  et  de 
plusieurs  de  ceux  dont  il  a été  question  plus  haut,  et  dont  il  va  être 
parlé,  il  sera  toujours  nécessaire  d’avoir  examiné  auparavant  non- 
seulement  l'épithélium  vésical,  mais  aussi  les  variétés  de  cellules 
épithéliales  qu’on  trouve,  sur  le  cadavre,  desquaraées  dans  le  bas- 
sinet. 

Dans  les  urines  albumineuses,  il  existe  parfois  des  cellules  épi- 
théliales du  rein  , polyédriques  , arrondies  ou  même  presque 
prismatiques,  courtes,  qui  sont  plus  ou  moins  pleines  de  gouttes 
d’huile,  jaunes,  brillantes,  qu'un  peu  d'habitude  fait  distinguer 
aisément  des  gouttes  plus  petites  et  plus  foncées  que  renferment 
les  leucocytes  devenus  granuleux,  pouvant  se  rencontrer  avec 
celles-là  quand  les  urines  sont  purulentes.  Pour  déterminer  leur 
nature,  du  reste,  il  est  indispensable  d'avoir  observé  les  cellules 
de  cette  espèce  sur  des  reins  frais  d'individus  morts  delà  maladie 
de  Rright. 

0:i  peut  trouver  quelques-unes  de  ces  diverses  cellules  qui 
sont  devenues  le  siège  d’un  gonflement  hyalin , vésiculiforme, 
par  un  commencement  d’altération  cadavérique,  surtout  dans  l'u- 
riuc  alcaline. 
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On  conserve  aisément  ces  épitliéliums  en  les  mettant  dans 
le  liquide  de  Pacini  indiqué  plus  haut  (p.  377)  et  dans  la  glycé- 
rine gélatinée  (p.  372)  en  procédant  comme  je  l'ai  dit  ci-dessus 
(p.  395,  ê 735). 

Préparation  des  filaments  du  rein  tombés  dans  les  urines. 

737.  Le  contenu  des  tubes  propres  du  rein  peut,  dans  certaines 
conditions  morbides  et  dans  d’autres  circonstances  presque  nor- 
males, être  entraîné  par  l'urine.  On  le  trouve  alors  dans  ce  liquide 
sous  forme  de  petits  filaments  ou  cylindres,  dont  le  diamètre  est 
naturellement  mesuré  par  celui  des  conduits  dont  ils  représentent 
le  moule.  Ces  filaments  sont  pleins,  une  seule  variété  exceptée,  et 
ne  doivent  par  conséquent  pas  être  appelés  tubes  graisseux,  cireux, 
fibrineux,  etc.,  comme  le  font  quelques  auteurs. 

Il  est  fort  rare  de  les  trouver  assez  abondants  pour  former  à eux 
seuls  un  dépôt,  ou  du  moins  un  dépôt  visible  é l'œil  nu.  Us  sont 
presque  toujours  mêlés  comme  parties  accessoires  aux  particules 
qui  constituent  essentiellement  un  dépôt;  il  faut  le  plus  ordinaire- 
ment faire  passer  sous  les  yeux  une  étendue  plus  ou  moins  grande 
de  la  préparation  avant  d’en  trouver  un  ou  deux  dans  le  champ 
du  microscope. 

Il  en  existe  plusieurs  variétés  distinctes  par  leur  structure,  mais 
chacune  n’est  pas  rejetée  spécialement  dans  une  maladie  donnée  à 
l'exclusion  des  autres;  toutes  les  fois  qu’on  en  trouve,  il  y en  a 
presque  toujours  de  deux  ou  trois  variétés  ensemble. (Yoy.,  sur  leur 
structure,  sur  les  circonstances  qui  en  amènent  l'expulsion  et  sur 
leur  signification  morbide  dans  ces  cas:  Beale,  de  l'I'rine,  etc., 
trad.  franç.  Paris,  in-12,  1865,  p.  358;  Ch.  Wobin,. Leçons  sur  les 
humeurs,  Paris,  1867,  in-8“,  p.  732,  et  les  T^-aités  de  pathologie.) 

Pour  les  étudier,  on  procédera  ainsi  qu’il  suit  : si  l'urine  ne 
donne  pas  de  dépôt  bien  évident,  on  prendra  particulièrement  les 
portions  recueillies  au  début  et  à la  fin  de  la  miction  ; après  l’avoir 
laissé  reposer  dans  un  verre  à réactif,  on  prendra  à l'aide  d’un  tube 
effilé,  manié  comme  une  pipette,  une  goutte  du  liquide  au  fond  du 
verre,  que  l'on  examinera  entre  deux  lames  de  verre,  comme  é l'or- 
dinaire. On  pourra  d’abord  parcourir  la  préparation  sous  un  gros- 
sissement de  1 00  diamètres  environ,  qui  permet  d’apercevoir  les  fila- 
ments, dont  on  achèvera  l'étude  à l'aide  d'un  grossissement  de  400 
à 500  diamètres.  Si  le  dépôt  est  abondant,  c’est  en  examinant  celui- 
ci  de  la  manière  qui  vient  d'être  indiquée  que  l’on  se  préoccupera 
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de  la  possibilité  de  trouver  ces  filaments.  Du  reste,  pour  les  étudier 
d’abord,  afin  de  les  reconnaître  dans  les  urines  quand  les  recher- 
ches chimiques  l’exigent,  il  faut  prendre  l’urine  mêlée  d’épithé- 
lium du  bassinet  d'individus  morts  de  fièvre  typhoïde  ou  autres  af- 
fections générales.  Là  on  en  trouvera  en  assez  grand  nombre  sur 
la  plupart  des  sujets  pour  se  familiariser  avec  leurs  caractères  dis- 
tinctifs et  avec  ceux  des  épithéliums  du  rein  et  des  uretères. 

Ces  filaments  se  montrent  d’une  manière  générale  sous  forme  de 
cylindres  épais  de  2 à 5 centièmes  de  millimètre,  d'une  longueur 
qui  varie  entre  un  et  quelques  dixièmes  de  millimètre,  rarement 
divisés  une  ou  deux  fois  dichotomiquement. 

738.  Lors  du  rétablissement  de  la  sécrétion  urinaire  ralentie, 
dans  les  fièvres  éruptives  ou  autres,  pendant  la  néphrite  aiguë,  etc., 
dans  les  dépôts  colorés  d’urates  granuleux  ou  dans  les  dépôts  cris- 
tallins d'acide  urique,  on  rencontre  surtout  des  cylindres  creux, 
ou  mieux  des  gaines  épithéliales,  formés  de  cellules yitrtn/wsees  de 
l’épithélium  rénal  ou  de  noyaux  séparés  les  uns  des  autres  par  de 
la  matière  amorphe,  non  segmentée  en  cellules. 

On  peut  parfois  reconnaître  aussi  des  cellules  épithéliales  du  rein 
isolées.  On  peut,  en  outre,  observer  avec  eux  quelques-uns  des 
cylindres  indiqués  ci-aprés,  A l’exception  de  ceux  qui  sont  chargés 
de  granules  graisseux. 

739.  Dans  les  urines  des  cholériques,  dans  celles  des  sujets  at- 
teints des  affections  notées  ci-dessus,  au  début  de  l'albuminu- 
rie, etc.,  on  trouve,  soit  seuls,  soit  avec  des  gaines  épithéliales, 
des  cylindres  pleins,  soit  hyalins  (tubeg  ou  moules  cireux  de  Denle 
et  autres  auteurs),  soit  d'aspect  grenu,  en  raison  de  la  présence 
des  particules  qu’ils  ont  englobés.  Ces  iilamcnls  ne  sont  pas  mu- 
queux et  ne  réagissent  j)as  comme  le  mucus,  ni  comme  la  fibrine, 
au  contact  de  l'acide  acétique.  Il  en  est  quelquefois  qui  sont  comme 
plissés  et  chiffonnés. 

Ils  peuvent  être  rendus  granuleux  : 

1“  Par  des  granulations  grisâtres  distribuées  uniformément  on 
non  dans  e sens  de  leur  longueur,  s’avançant  jusqu’à  la  surface 
du  cylindre  ou  laissant  une  couche  hyaline  supcniciellu  dépasser 
la  portion  granuleuse  plus  centrale  (tubes  ou  moules  granuleux 
ordinaires  de  la  plupart  des  auteurs). 

2“  Avec  ces  granulations  peuvent  se  montrer  des  granules  d’u- 
rates, des  grains  d’oxalate  de  chaux  en  sablier  ou  en  octaèdre,  dans 
certains  cas  de  choléra  (Beale),  des  noyaux  d’épitliélium  rénal. 
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pris  pour  des  globules  de  mucus  par  quelques  auteurs,  des  cellules 
épitliéliales  même,  ordinairement  petites  et  irrégulières. 

3°  Parfois  ces  cylindres  sont  rendus  granuleux  par  des  noyaux 
et  des  cellules  épithéliales  presque  exclusivement  et  sont  assez  rap- 
prochés pour  sembler  formés  par  elles,  mais  irrégulièrement  en- 
tassés. 

4°  Assez  souvent,  des  globules  rouges  du  sang,  reconnaissables  à 
leur  coloration  et  à leurs  réactiops  sont  englobés  dans  des  cylindres 
soit  hyalins,  soit  plus  ou  moins  granuleux. 

Il  faut  signaler  spécialement  les  filaments  ou  cylindres  le 
plus  souvent  volumineux,  plus  ou  moins  remplis  de  granulations 
ou  gouttes  huileuses,  qui  leur  donnent  un  aspect  particulier,  qu'on 
trouve  dans  les  urines  des  sujets  atteints  de  néphrite  albumineuse 
û une  période  plus  ou  moins  avancée.  On  peut  parfois,  quoique  ra- 
rement, trouver  en  même  temps  dans  ces  urines  des  cellules  épi- 
théliales du  rein  contenant  quelques  gouttes  huileuses. 

Les  cylindres , moules  ou  filaments  peuvent  être  conservés 
dans  la  glycérine  additionnée  d’un  peu  d’eau  (Beale),  et  mieux  en- 
core dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  372).  Beale  recommande  avec 
raison  de  les  colorer  avant  avci!  la  solution  ammoniacale  de  carmin 
très-faible. 

Préparation  des  dépôts  d'urates  alcalins  et  terreux. 

740.  Le  plus  commun  des  sédiments  urinaires  est  celui  qui  se 
produit  pendant  le  refroidissement  de  l’urine  A sa  surface , sous 
forme  de  pellicule,  ou  qui,  tombant  de  suite  au  fond,  adhère  plus  ou 
moins  fortement  aux  vases,  soit  à l'occasion  de  quelques  change- 
ments aux  exercices  ou  au  régime  habituels,  d’un  mouvement  fé- 
brile, durant  la  fièvre  quelle  qu’en  soit  la  cause,  etc.  Sa  couleur 
varie  avec  les  propoi'lions  de  la  matière  colorante  de  l’urine  depuis 
le  gris  blanchâtre  ou  jaunâtre,  jusqu’au  rouge  plus  ou  moins  brun 
acajou,  comme  dans  les  cas  de  maladie  du  fuie,  etc. 

Comme  pour  tous  les  dépôts  pulvérulents,  celui-ci  se  prépare 
en  en  prenant  une  portion  au  fond  du  vase  qu’on  place  entre  deux 
lames  de  verre  et  qu’on  examine  ft  un  grossissement  de  400  à 500 
diamètres.  Un  reconnaît  alors  que  c’est  un  urate  soit  alcalin,  soit 
terreux,  à ce  que  ce  dépôt  est  formé  de  granules  arrondis  ou  ova- 
laires, ayant  de  1 à 5 millièmes  de  millimètre  de  large,  presque 
tous  du  même  volume  dans  chaque  cas,  réfractant  assez  fortement 
la  lumière,  à contour  net,  d’un  gris  jaunâtre  sous  le  microscope  et 
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souvent  agglutinés  ensemble  en  petits  groupes  ou  en  courtes  séries, 
mais  se  dissociant  facilement. 

En  faisant  glisser  une  goutte  d'acide  acétique,  chlorhydrique  ou 
nitrique  entre  les  deux  lames  de  verre  on  les  voit  se  dissoudre,  et 
au  bout  de  quelques  minutes  il  se  produit  sous  les  yeux  de  l'obser- 
vateur des  lamelles  losangiques,  et  peu  à peu  des  rhomboèdres 
d'acide  urique  incolore,  mis  en  liberté  par  le  réactif  qui  s’est  em- 
paré de  la  base. 

L'analyse  de  ce  dépOt  montre  qu'il  est  formé  surtout  d'urate  de 
soude  avec  un  peu  d’urate  de  potasse,  un  peu  d'urate  d'ammo- 
niaque qu'on  a cru  longtemps  y être  le  plus  abondant,  et  des 
traces  d'urates  de  magnésie  et  de  chaux,  ainsi  que  de  phosphates 
de  soude  et  de  chaux.  Sa  couleur  est  due  à un  peu  de  matière  co- 
lorante urinaire  fixée  par  ces  sels. 

Ces  granules  peuvent  former  à eux  seuls  certains  dépôts  ou  être 
accompagnés  d’un  petit  nombre  de  quelques-uns  des  divers  corps 
décrits  précédemment  et  ci-après.  Ils  peuvent  au  contraire  être  mêlés 
comme  partie  accessoire  à tel  ou  tel  des  sédiments  formés  princi- 
palement par  l’une  quelconque  de  ces  espèces  de  corps. 

Souvent  ces  urates  dits  amorphes  se  déposent  sur  les  filaments 
venus  du  rein  ou  d'autres  parties  des  sédiments  qui  existaient  dans 
l’urine  avant  leur  dépôt. 

Dans  les  dépôts  urinaires  des  enfants  surtout  et  parfois  des 
adultes  atteints  de  dyspepsie  avec  mouvement  fébrile,  etc. , on  peut 
trouver,  bien  que  rarement,  avec  l’urate  précédent  ou  avec  l’acide 
urique,  etc.,  des  corpuscules  foncés  presque  noirs  à la  périphérie 
ayant  depuis  quelques  millièmes  de  millimètre  jusqu'à  deux  ou 
trois  centièmes,  soit  régulièrement  globuleux,  soit  pour  la  plupart 
hérissés  de  pointes  aiguës.  Ils  sont  isolés  ou  soudés  ensemble , et 
parfois  même  en  forme  de  sablier. 

Il»  donnent  aussi  des  cristaux  d'acide  urique  au  contact  des 
acides,  et  l’analyse  montre  qu’ils  sont  formés  surtout  par  de  l’urate 
acide  de  soude  et  d'ammoniaque. 

Ces  divers  urates  peuvent  être  conservés  en  préparation  dans 
l'eau  crèosotée  ou  en  ajoutant  à l’urine  qui  les  tient  en  sus- 
pension de  la  créosote  ou  de  l’acide  phénique.  J'en  conserve  depuis 
plusieurs  mois  dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  372). 

Préparation  des  dépôts  d'acide  urique. 

741.  Seul  ou  mêlé  aux  urates,  l’acide  urique  se  prépare  comme 
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ceux-ci,  et  parfois  il  est  utile  de  le  recueillir  avec  une  curette 
contre  les  parois  du  vase  dans  lequel  l’urine  a séjourné  et  contre 
lesquels  il  s'est  déposé  en  cristaux  isolés  ou  groupés,  aperceva- 
bles  à l’ceil  nu  ou  à la  loupe. 

Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  décrire  les  variétés  si  nombreuses  de 
forme  et  de  volume  de  ces  cristaux  rhomboédriques  ou  dérivant  du 
rhomboèdre,  non  plus  que  les  manières  diverses  dont  ils  se  grou- 
pent et  les  teiittes  jaunes  ou  d’un  rouge  plus  ou  moins  foncé  qu’ils 
peuvent  offrir  suivant  les  conditions  morbides  ou  de  régime  qui 
ont  amené  la  production  et  l’excrétion  en  excès  de  l’acide,  avec 
ou  sans  production  de  graviers  et  de  calculs.  (Voy.  Ch.  Robin  et 
Verdeil,  Chimie  anatomique,  Varis  1855,  in-8,  t.  Il,  p.  595  et  suiv.,  et 
pl.  XI  à XIII.  Ch.  Robin,  Leçon*  sur  les  humeurs,  p.  705.  Beale, 
/oc,«t.,  chap.  XVI.)  Ces  particularités  de  forme  et  de  couleur  font 
distinguer  immédiatement  ces  cristaux  de  tous  les  autres  dépôts 
cristallins  urinaires  sans  qu’il  y ait  doute  possible.  Les  acides  acé- 
tique, chlorhydrique  et  nitrique,  ajoutés  à la  préparation,  ne  les 
dissolvent  pas  comme  ils  le  font  pour  le  phosphate  ammoniaco- 
magnésicn.  Au  contraire,  l’addition  de  la  solution  de  potasse  con- 
centrée les  dissout,  surtout  si  on  chauffe  un  peu  la  préparation, 
tandis  qu’elle  ne  dissout  pas  les  cristaux  d’oxalatc  de  chaux  qui, 
quoique  insolubles  dans  l’acide  acétique,  ont,  du  reste,  une  tout 
autre  forme.  On  n'a  besoin  réellement  de  recourir  à cet  essai  com- 
paratif que  dans  les  cas  assez  rares  où  de  petits  cristaux  aciculaires 
d’acide  urique  sont  groupés  en  forme  d'haltères  ou  de  sablier,  fait 
assez  commun  dans  les  dépôts  d'oxalates.  Ces  groupements  de 
l'acide  urique  sont  môme  toujours  plus  volumineux  que  ceux 
de  l’oxalate,  et  presque  toujours  colorés  en  jaune  ou  en  brun  rou- 
geâtre, mais  non  incolores  comme  ces  derniers. 

Dans  certains  cas  de  gravelle  et  surtout  de  calculs  du  rein  ou 
des  bassinets  accompagnés  ou  non  d’hématurie,  au  lieu  de  cris- 
taux d'acide  urique  ou  en  même  temps  qu'eux  on  peut  trouver  des 
grains  arrondis  ou  cylindroïdes,  mamelonnés  ou  lisses,  avec  ou 
sans  cristaux  saillants  à leur  surface,  formés  d'acide  urique  rou- 
geâtre, foncé.  Ces  calculs  microscopiques  ont  de  trois  à cinq  cen- 
tièmes jusqu’à  deux  à trois  dixièmes  de  millimètre  d'épaisseur;  ils 
se  rencontrent  dans  les  cas  de  calculs  plutôt  que  dans  les  dépôts 
urinaires  proprement  dits.  Ils  sont  généralement  accompagnés  de 
globules  sanguins  et  des  épithéliums  du  rein,  du  bassinet,  etc., 
selon  les  cas. 
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742.  Malgré  leur  résistance  à beaucoup  d’agents,  les  cristau.x 
d'acide  urique  sont  difficiles  à conserver  longtemps,  sans  passage 
de  leur  face  à l'état  grenu  et  sans  émoussement  de  leurs  arêtes  et  de 
leurs  angles.  Quand  ils  sont  mélangés  à des  urates,elc.,  Itealc  re 
commande  d'employer  comme  véhicule  un  mélange  d'huile  de 
naphte  et  de  créosote.  S'ils  sont  seuls  dans  un  dépôt,  on  peut  laver 
celui-ci  à l'acide  acétique,  le  sécher  ensuite,  puis  l'humecter  avec 
un  peu  d'essence  de  térébenthine  avant  de  le  mettre  dans  le  baume 
de  Canada  à une  température  peu  élevée  pour  ne  pas  les  fendiller. 
J'en  conserve  depuis  plusieurs  mois  dans  la  gélatine  glycérinée, 
sans  passage  à l'état  grenu,  etc. 

Préparation  de  Coxalate  de  chaux. 

743.  Il  est  très-rare  de  trouver  l'oxalate  de  chaux  en  quantité 
assez  considérable  pour  former  un  dépôt  visible  à l'œil  nu  dans  les 
nombreuses  conditions  de  régime  ou  morbides  et  d’empoisonne- 
inent  qui  en  amènent  la  formation. 

. Dans  les  cas  de  pertes  séminales,  où  s’ils  sont  excrétés  à la  suite 
d'ingestion  d’aliments  végétaux,  tels  (|ue  l'oseille,  qui  renferment  des 
oxalates,  rien  ne  fait  soupçonner  sa  présence.  11  en  est  même  ainsi 
chez  certains  des  individus  qui  poi'tent  déjà  un  calcul  mural.  Dans 
ces  mêmes  conditions  et  durant  les  maladies,  ils  peuvent  accompa- 
gner les  sédiments  d’urates,  d'acide  urique,  etc.,  dans  les  prépara- 
tions desquels  il  faut  chercher  avec  soin  les  cristaux  de  ce  sel. 

Pour  en  déterminer  la  présence  dans  les  urines  sans  dépôts  ou 
presque  sans  dépôt,  il  faut  laisser  séjourner  douze  à vingt-quatre 
heures  le  liquide  dans  un  verru  à réactil  et  en  prendre  ensuite 
une  goutte  au  fond  du  vase  avec  le  tube  effilé  manié  comme  une 
pipette.  .S'il  y a un  dépôt  muqueux  léger  ou  prononcé,  c’est 
plutôt  dans  ce  dépôt  qu’au  fond  du  verre  qu’il  faut  prendre  la 
goutte  de  matière,  car  le  mucus  les  relient  en  plus  grand  nombre 
qu'il  n’en  tombe  au  fond. 

la!  [lelit  volume  liubituel  de  ces  cristaux  oblige  de  les  chercher 
çà  et  là  dans  la  préparation  sous  un  grossissement  de  4Ü0  à COO 
diamètres.  Dans  les  flocons  de  mucus,  purulent  ou  non,  l’on 
tombe  parfois  sur  des  points  où  les  cristaux  très-petits  ou  non,  soin 
réunis  en  une  sorte  de  couche  pulvérulente  étalée.  On  en  trouve  qui 
ont  depuis  un  ou  deux  millièmes  de  millimètre  de  large  jusqu'à 
cinq  ou  six  centièmes,  ce  qui  est  rare.  11  est  utile  de  les  faire  rouler 
dans  le  champ  du  microscope  soit  pour  bien  voir  s'ils  sont  régu- 
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lièrement  octaédriques  ou  plus  ou  moins  surbaissés  et  aplatis,  ou 
allongés  en  prisme,  soit  pour  saisir  les  différences  d’aspect  qu’ils 
ont  alors  selon  qu’ils  sont  vus  sur  telle  ou  telle  de  leurs  faces  ou 
qu’ils  présentent  directement  ou  obliquement  un  de  leurs  anglos  à 
l’œil  de  l’observateur. 

Ils  sont  incolores,  très-transparenis,  ce  qui  fait  que  les  arêtes  de 
la  portion  tournée  vers  l’observateur  et  de  la  portion  opposée  se 
voient  en  même  temps,  en  dessinant  des  figures  variées  selon  In 
manière  dont  elles  se  croisent. 

Il  y on  a parfois  plusieurs  qui  sont  soudés  ensemble,  bien  que 
fort  petits. 

Dans  les  cas  où  le  dépôt  d’oxalatc  de  chaux  est  relativement 
abondant,  comme  dans  l’épilepsie,  la  chorée,  certaines  paraplé-, 
gies,  etc.,  les  cristaux  sont  accompagnés  do  petits  groupements 
de  ce  sel  en  forme  de  sablier  et  même  d’ovoïde  ou  de  sphéroïde.  Ce 
sont,  c.ommc  pour  les  amas  analogues  de  phosphates  et  carbonates 
calcaires,  de  petites  aiguilles  indistinctes  le  plus  souvent  qui  se 
réunissent  ainsi,  et  comme  alors  aussi  après  la  dissolution  du  sel, 
il  reste  une  légère  gangue  organique  qui  reproduit  la  forme  de 
l’amas.  On  peut  trouver  de  ces  amas  en  sablier  jusque  dans  les 
tubes  du  rein  et  dans  leurs  moules. 

Les  cristaux  et  les  groupements  d’oxalate  de  chaux  sont  insolu- 
bles dans  l'acide  acétique,  ce  qui  les  distingue  des  cristaux  de 
phosphate  ammoniaco-magnésicn  et  des  groupes  en  sablier  de  c.ar- 
bonates  et  de  phosphates  calcaires.  Ils  sont  insolubles  dans  la  so- 
lution de  potasse  chaude,  ce  qui  les  distingue  des  amas  de  ferme 
analogue  offerts  parfois  par  l’acide  urique. 

Il  est  des  urates  qui  aussi  peuvent  être  groupés  en  forme  de  sa- 
blier à extrémités  peu  renflées  ; l’adde  acétique  les  fait  recon- 
naître en  les  dissolvant  et  donnant  lieu  à la  formation  de  cristaux 
d’acide  urique  dans  leur  voisinage. 

On  conserve  très-bien  les  diverses  formes  d’oxalate  de  chaux 
dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  572),  dans  la  glycérine  pure  ou  ad- 
ditionnée d’un  peu  d’eau.  Deale  recommande  le  mélange  de  créo- 
sote et  d’huile  de  naphte.  On  peut  aussi  les  conserver  dans  le 
baume  du  Canada,  mais  l'indice  de  réfraction  de  ces  corps  diffé- 
rant peu,  ils  y paraissent  Irès-pàles.  D’après  quelques  essais  encore 
peu  nombreux  que  je  fais,  on  pourrait,  je  crois,  les  conserver 
ainsi  que  la  plupart  des  autres  sédiments  salins  des  urines  dans 
la  solution  de  colophane  au  chloroforme  (p.  560). 
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Préparation  du  phosphate  ammoniaco-magnésien. 

744.  Il  se  rencontre  très-souvent  en  petite  quantité  dans  les 
urines  neutres  ou  même  légèrement  acides,  mêlé  aux  dépéts  d'u- 
ratcs,  etc.  II  est  plus  abondant  au  milieu  des  sédiments  salins  ou 
organiques  des  urines  neutres  ou  surtout  alcalines.  Il  forme  par- 
fois la  partie  principale  de  certains  dépôts  de  l'urine  des  paraplé- 
giques, des  individus  ayant  des  abcès  du  rein,  etc.  Pour  commencer 
à étudier,  on  fera  bien  de  prendre  celui  qui  se  montre  à la  surface 
de  l'urine  abandonnée  pendant  plusieurs  jours  à l'air  libre  et  com- 
mençant h devenir  ammoniacale.  On  peut  en  obtenir  de  suite  en 
versant  de  l'ammoniaque  dans  l'urine,  mais  les  groupements 
étoilés  de  petits  cristaux  qui  se  déposent  alors  ne  ressemblent  pas 
à ceux  qui  se  produisent  dans  les  conditions  morbides  où  on  est 
appelé  à voir  ce  phosphate. 

Dans  ces  dernières  circonstances,  il  se  présente  sous  forjnne  de 
cristaux  incolores,  généralement  volumineux,  réfractant  fortement 
la  lumière,  dérivant  du  prisme  rectangulaire  droit,  par  décroisse- 
ments sur  les  angles  et  les  arêtes  qui  donnent  des  formes  très-variées 
à ces  solides.  Les  plus  petits  de  ces  prismes  pourraient  parfois  être 
confondus  avec  les  cristaux  d'oxalate  de  chaux,  mais  la  facilité 
avec  laquelle  ils  se  dissolvent  dans  l'acide  acétique,  permet  de  les 
distinguer  aisément.  Le  grand  volume  habituel  de  ces  cristaux  fait 
qu'il  n'est  que  rarement  nécessaire  de  se  servir  de  forts  grossisse- 
ments pour  les  observer. 

' Dans  les  dépôts  plus  ou  moins  blancs  que  chez  quelques  malades 
il  constitue  contre  la  muqueuse  vésicale  ou  celle  de  l'urèthre,  outre 
les  grands  cristaux  précédents  on  trouve  parfois  des  groupes  cris- 
tallins de  lamelles  étroites  adhérentes  ensemble,  groupes  se  croisant 
au  nombre  de  deux,  trois  ou  un  plus  grand  nombre.  L'acide  chlorhy- 
drique, en  les  dissolvant,  montre  que  les  uns  et  les  autres  fixent 
une  gangue  azotée  amorphe  après  eux;  dans  celle-ci  souvent  il  met 
en  évidence  une  quantité  variable  de  petits  octaèdres  d'oxalate  de 
chaux.  Cette  action  amène  le  dégagement  de  quelques  bulles  de 
gaz  montrant  qu'ils  sont  accompagnés  d'un  peu  de  carbonates  cal- 
caires. 

Seul  ou  accompagné  d'urates  et  de  carbonates,  il  se  ren- 
contre fréquemment  dans  les  incrustations  de  la  muqueuse  vési- 
cale et  des  sondes  laissées  à demeure  dans  la  vessie  qui  peuvent 
prendre  des  aspects  les  plus  variés,  surtout  quand  le  pus  et  le  sang 
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les  colorent  de  difTêrentes  manières.  Quelquelois  la  singularité  de 
ces  aspects,  les  réactions  indiquées  plus  haut  exécutées  sous  le 
microscope  ou  dans  un  verre  de  montre,  font  aisément  recon- 
naître l'uniformité  de  la  composition  de  ces  concrétions  ; car,  en 
général,  dans  ce  cas,  les  formes  cristallines  n'existent  plus  ou  sont 
trop  confuses  pour  être  caractéristiques. 

On  les  rencontre  si  souvent  qu’il  est  rare  qu'on  ait  besoin 
de  les  conserver  en  préparation.  Ils  s’altèrent  du  reste  aisément. 
Beale  recommande  comme  devant  être  préféré  à tous  les  autres  le 
liquide  conservateur  composé  d’une  solution  de  chlorhydrate  d’am- 
moniaque dans  l’eau  distillée. 

Préparation  du  phosphate  de  chaux. 

745.  Le  phosphate  de  chaux  Iribasique  ou  des  os  se  rencontre 
en  petite  quantité  dans  certains  dépôts  salins  et  organiques  des 
urines  neutres  et  surtout  alcalines,  ainsi  que  des  urines  putréfiées. 
Parfois,  mais  rarement,  comme  dans  certains  cas  d'ostéomalacie, 
il  forme  la  partie  la  plus  abondante  des  sédiments.  On  ne  sait  par 
conséquent  presque  jamais  d'avance  si  on  en  veira  ou  non  en  fai- 
sant une  préparation  de  l'un  de  ces  divers  dépôts. 

11  faut  dans  tous  les  cas  l’étudier  é l’aide  d'un  grossissement  de 
400  à 500  diamètres.  Il  présente  presque  toujours  sous  le  micro- 
scope les  deux  formes  suivantes  réunies.  La  plus  grande  partie  est 
à l’état  de  granules  sphéro'idaux  ou  un  peu  anguleux,  peu  régu- 
liers, épais  de  quelques  millièmes  de  millimètre  à un  ou  deux  cen- 
tièmes au  plus.  Ils  réfractent  fortement  la  lumière  eu  lui  donnant 
une  teinte  brunâtre  ou  jaune  au  centre  et  noire  à la  périphérie. 
Leur  surface  peut  être  lisse  ou  grenue  ou  finement  hérissée,  sur- 
tout quand  ils  se  sont  produits  dans  do  l’urine  riche  en  phosphates 
qu'on  a laissé  évaporer.  Avec  eux  et  en  plus  grand  nombre  parfois 
sont  des  amas  en  forme  de  sablier  pouvant  atteindre  un  volume  de 
un  à deux  centièmes  de  millimètre.  11  est  des  cas  dans  lesquels  ils 
sont  accompagnés  de  cristaux  en  lamelles  étroites  allongées,  ou  en 
aiguilles  isolées  ou  groupées  do  diverses  manières.  Des  cristaux 
analogues  ayant  les  mêmes  réactions  se  voient  parfois  dans  les 
urines  acides  avec  de  l'oxalate  de  chaux  et  semblent,  d'après  la 
réaction  du  liquide,  être  plutôt  du  phosphate  acide  de  chaux  que  du 
phosphate  tribasique  ou  des  os. 

Les  grains  amorphes  et  en  sablier  du  phosphate  de  chaux  se  dis- 
solvent au  rxrntact  de  l'acide  acétique  concentré  et  de  l’acide  chlor- 
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hydrique  étendu,  mais  bien  plus  lentement  que  ceux  d'urate  de 
soude.  Ils  laissent  après  eux  une  gangue  organique  incolore.  Les 
cristaux  signalés  plus  haut  se  dissolvent  bien  plus  lentement  que 
les  cristaux  de  phosphate  ammoniaco-maguésien.  Les  grains  de 
carbonate  de  chaux  ressemblant  aux  précédents,  se  dissolvent  aussi 
bien  plus  vite  que  ceux  du  phosphate,  et  surtout  ils  dégagent  alors 
des  bulles  de  gaz  d'une  manière  très-caractéristique. 

On  peut  débarrasser  ces  grains  des  cristaux  de  phosphate 
ammoniaco-inagnésien  en  lavant  le  sédiment  sur  un  fdtre  ou  dans 
un  tube  avec  de  l'eau  très-légèrement  acidulée  avec  de  l’acide  acé- 
tique, puis  avec  de  l'eau  pure.  On  peut  alors  les  conserver  dans 
l’eau  alcoolisée,  phéniquée  ou  glycérinée,  dans  l’huile  de  naphtc 
créosotée,  la  gélatine  glycérinée,  etc. 

Préparation  du  carbonate  de  chaux. 

lia.  Il  se  présente  comme  partie  accessoire  dans  les  sédiments  des 
urines  putréllées,  de  beaucoup  d'urines  alcalines,  surtout  chez  les 
enrants  et  normalement  c’est  lui  qui  rend  jumenteuses  les  urines 
des  herbivores.  Tci  il  est  à l’état  de  granules  plus  ou  moins  fins,  de 
sphères  et  d’amas  en  sablier  qui  peuvent  atteindre  un  diamètre 
de  quelques  centièmes  de  millimètre.  Souvent  des  stries  s’irra- 
dient du  centre  vers  la  circonférence. 

Dans  les  urines  humaines  on  les  voit  sous  forme  de  sphérules  ré- 
gulières, isolées  ou  réunies  en  plaques  ou  en  forme  de  sablier. 

Tous  CCS  grains  réfractent  fortement  la  lumière  en  lui  donnant 
une  teinte  jaune  plus  ou  moins  foncée,  tandis  que  leur  contour  est 
très-noir.  Leur  dissolution  au  contact  des  acides,  avec  dégagement 
de  gaz  sous  les  yeux  de  l’observateur,  permet  de  les  distinguer  aisé- 
ment des  autres  corpuscules  sédimentaires  de  même  forme.  11  faut 
les  étudier  sous  un  grossissement  de  400  diamètres  ou  environ. 

Quand  on  peut  isoler  ces  grains  dans  l’urine  des  herbivores, 
par  exemple,  on  les  conserve  aisément  dans  l’eau  alcoolisée  ren- 
due très-légèrement  alcaline  par  la  soude  ou  rammoniaque. 

Préparation  des  sédiments  de  cystine. 

747.  La  production  de  la  cystiiie  en  quantité  suffisante  pour 
qu’elle  se  dépose  dans  l’urine  n’a  lieu  que  très-rarement.  Cepen- 
dant on  trouve,  particuliérement  chez  les  individus  qui  ont  ou  qui 
ont  euAdes  Calculs  de  cystine,  des  sédiments  cristallins  d’un  blanc 
assez  pur  en  général,  et  plus  ou  moins  épais  formés  par  ce  prin- 
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cipc.  On  recueille  ces  derniers  comme  on  le  fait  pour  les  autres  sé- 
diments cristallins,  et  il  faut  les  examiner  à un  grossissement  de 
ôOO  à 500  diamètres,  selon  le  volume  des  cristaux.  Ces  corps  sont 
des  plus  aisément  reconnaissables,  même  lorsqu'ils  sont  mélangés 
d'uratcs  et  d’acide  urique,  ou  de  cristaux  de  phosphate  animo- 
niaco-magnésien  si  l'urine  est  alcaline.  La  plupart  sont  des  latnelles 
régulièrement  hexagonales,  parfois  assez  épaisses  pour  former  de 
véritables  prismes  à six  pans;  elles  sont  isolées  ou  superposées, 
ou  encore  groupées  en  amas  par  adhérences  de  leurs  bords.  Il  en 
est  qui  ont  la  forme  d'aiguilles  isolées  ou  en  amas  irradiés.  Ces 
cristaux  sont  incolores  et  réfractent  fortement  la  lumière. 

Les  caractères  précédents  et  leur  faible  solubilité  dans  l'ainmo- 
niaquc  quand  on  les  place  dans  une  goutte  de  ce  liquide  qu'on 
chauffe,  sans  formation  de  granules  ou  d'aiguilles  d'urates,  permet 
de  les  distinguersans  difficulté  des  cristaux  d'acide  urique,  qui  par- 
fois, bien  que  fort  rarement,  sont  incolores  et  présentent  des  formes 
pouvant,  à un  premier  examen  trop  peu  attentif,  ressembler  à ceux 
delà  cystine.  L’acide  acétique,  même  concentré,  ne  les  dissout  pas; 
mais  les  acides  sulfurique,  chlorhydrique  et  azotique  non  étendu 
lus  dissolvent. 

L’insolubilité  de  ces  cristaux  dans  l’eau  permet  d’en  faire  aisé- 
ment des  préparations  qui  se  conservent  dans  ce  liquide  pur,  et 
mieux  créosote  ou  phéniqué. 

ART.  VI.  DE  l’eXAMRS  DU  CO.VTEaU  ISTESTI.VAL  ET  DES  FÈCES. 

748.  Rien  n’est  plus  fréquent  que  l’obligation  dans  laquelle  se 
trouvent  les  anatomistes,  les  physiologistes  et  les  médecins  de 
faire  des  préparations  du  contenu  intestinal  soit  pendant  la  durée 
de  recherches  physiologiques,  soit  dans  le  but  d'applications  chi- 
miques ou  médico-légales. 

Quand  ce  contenu  e.st  liquide,  les  préparations  se  font  comme 
pour  les  autres  fluides  dont  il  a été  question  précédemment.  Il  est 
généralement  à l’état  pulpeux  ou  de  pâle  plus  ou  moins  ferme  ; les 
préparations  se  font  donc  le  plus  souvent,  par  simple  dissociation 
sur  le  porte-objet  des  parcelles  que  l’on  veut  examiner,  parcelles 
placées  dans  une  goutte  d’eau  ou  de  sérosité  incolore. 

Cet  examen  suppose  connues  les  particules  pouvant  venir  de 
l’intestin  et  des  glandes  qui  s’y  jettent.  Mais,  en  outre,  il  exige  la 
connaissance  préalable  des  caractères  principaux  des  tissus  ani- 
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maux  et  végétaux  ingérés  comme  aliments,  dont  il  faut  saisir  les 
niodifications  successives  dans  chacune  des  divisions  principales 
du  tube  digestif.  Les  fréquentes  et  importantes  applications  qu'on 
en  peut  faire  exigent  donc  des  études  préalables  plus  étendues  peut- 
être  que  la  plupart  des  autres  observations  de  ce  genre. 

11  faut  tenir  compte  d’abord  de  ce  que  quelques  parcelles 
de  tous  les  corpuscules  qui  forment  les  poussières  peuvent  s’y 
trouver  accidentellement.  De  plus,  la  facilité  avec  laquelle  se  dé- 
veloppent, dans  ces  matières  en  voie  de  mélange  et  de  modifica- 
tions, des  animaux  et  des  végétaux  microscopiques,  fait  qu’on  doit 
avoir  examiné  préalablement,  à l’aide  du  microscope,  le  contenu 
des  diverses  parties  du  tube  intestinal  sur  des  suppliciés  ou  au 
moins  sur  des  chiens  tués  en  pleine  santé,  tant  é jeun  que  durant  la 
digestion. 

La  nature  des  corpuscules,  observés  dans  ces  conditions,  exige 
que  l’examen  soit  fait  à l’aide  d’un  grossissement  de  500  diamètres 
ou  environ.  (Voyez,  pour  les  détails  concernant  ce  sujet,  tant  à 
l'état  normal  qu’ù  l'état  pathologiijuc.  Ch.  Robin,  Leçons  sur  les 
humeurs,  Paris,  1867,  in-8°,  p.  80f  à 823.) 

L’examen  microscopique  de  la  structure  cellulaire  végétale  des 
noyaux  arrêtés  dans  l’appendice  iléo-cæcal,  des  graines  rejetées 
avec  les  fèces  et  prises  pour  des  produits  morbides,  fait  recon- 
naître, mieux  que  tout  autre  moyen,  quelle  est  leur  nature  réelle 
et  leur  provenance.  On  procède  ici  comme  s’il  s’agissait  d'étudier 
des  noyaux  ou  des  graines  ordinaires.  (Yoy.  la  IIP  section  ci-aprés.) 

749.  Notons  encore  ici  que  les  études  de  cet  ordre  poursui- 
vies sur  les  divers  animaux  vertébrés  et  invertébrés  sont  du  plus 
grand  intérêt  au  point  de  vue  de  l’histoire  naturelle. 

Les  éléments  anatomiques  et  les  fragments  des  tissus  végétaux 
sont  particulièrement  intéressants  à étudier  dans  les  excréments 
des  chenilles,  des  insectes  parfaits,  des  mollusques  et  d’antres  ani- 
maux herbivoi'es.  Indépendamment  des  produits  de  ces  divers  or- 
dres en  rapport  avec  la  nature  de  l’alimentation,  il  faut,  sur  les 
animaux  ovipares,  tenir  compte  de  la  présence  à la  surface  ou  dans 
l’épaisseur  des  fèces  de  grains  d’urate  de  soude  provenant  de  leur 
urine  qui  est  pâteuse.  Ces  grains  sont  arrondis,  isolés  ou  groupés, 
à contour  net,  et  ils  réfractent  fortement  la  lumière.  L’action  des 
acides,  en  amenant  le  dépôt  de  cristaux  d’acide  urique,  les  fait  aisé- 
ment reconnaître  (voy.  plus  haijit  p.  600).  Sur  les  insectes  on  en 
trouve  aussi,  mais  ils  y sont  généralement  colorés  en  brun  rou- 
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geAtre  ; on  peut  toutefois  en  déterminer  aisément  la  nature  par  le 
même  moyen. 

Parmi  les  faits  dont  il  faut  aussi  se  préoccuper  dans  cet  examen,' 
compte  la  recherche  des  œufs  des  helminthes,  tant  dans  les  fèces 
des  invertébrés  que  dans  celles  des  vertébrés,  dans  celles  de 
l'homme  en  particulier  ; pour  cela,  on  les  prépare  par  dissociation 
dans  l’eau  comme  à l’ordinaire,  et  on  les  examine  sous  des  grossis- 
sements de  50  à 100  diamètres,  puis  lorsqu’on  a sous  les  yeux 
quelque  corps  que  l’on  suppose  être  yn  œuf  d'helminlhe,  on  rem- 
place l’objectif  faible  par  un  autre  grossissant  de  ôOO  A 400  diamè- 
tres environ,  en  cherchant  à ne  pas  déranger  la  préparation.  On 
peut  ainsi,  en  découvrant  leur  présence  dans  les  fèces,  déterminer 
nettement  l’existence  dans  le  tube  digestif  de  tel  ou  tel  entozoaire. 
(Voy.  Davaine,  Comptes  rendus  et  Mémoires  de  la  Société  de  biologie, 
Paris,  1857,  in-8“,  p.  188  et  Traité  des  entosoa/re*,  Paris,  1860, 
p.  51 .)  Les  vers  dont  on  a déterminé  ainsi  la  présence  chez  l’homme 
par  l’examen  de  leurs  œufs,  sont  l’Ascaride  lombricdide  (Gg.  1 61 , !•)  ; 
le  Trichocephalus  disjmr  (2)  ; YOxtjure  vermiculaire  (3);  le  Tœ- 
nia  solium  armé  (4)  ; le  Bolhriocéphale  large  (5)  ; tous  ces  ento- 
zoaires  habitent  dans  le  tube  digestif.  Mais  M.  Davaine  a de  plus 
constaté  la  présence  dans  les  fèces  du  mouton,  des  œufs  du  Di- 
stome lancéolé  (6)  et  du  Distome  hépatique  (7)  qui  vivent  dans  les 
conduits  biliaires. 

750.  D’après  Gruby  et  Delafond,  les  ruminants  ont  quatre  espèces 
d’infusoires  vivants  dans  les  deux  premiers  estomacs  ; mais  dans  le 
troisième  et  le  quatrième,  ainsi  que  dans  les  matières  excrémenti- 
tielles,  on  ne  trouve  plus,  disent-ils,  que  les  carapaces  do  ces  ani- 
malcules. Le  cheval  a dans  le  cæcum  et  la  partie  dilatée  |lu  cêlon 
sept  espèces  de  ces  animalcules;  plus  loin,  dans  la  partie  rétrécie 
du  côlon  et  dans  le  rectum  on  ne  trouve  plus  que  leurs  carapaces 
vides.  Il  sufGt  pour  les  voir  de  faire  une  préparation  du  mucus 
comme  il  a été  dit  déjà.  (Voy.  aussi  plus  loin,  dans  les  sections  U 
et  III,  ce  qui  concerne  les  Paramécies,  les  Monades  et  les  Vibrions 
trouvés  dans  l’intesti.)  de  l’homme,  etc.) 

Les  Leptothrix  (Bactéries)  ne  se  trouvent  pas  à l’état  normal 
dans  le  contenu  de  l'estomac  et  de  l’intestin  de  l'homme  ; mais 
ils  s’y  développent  de  dix  à vingt-quatre  heures  après  la  mort 
chez  les  suppliciés  et  pendant  la  vie  durant  un  grand  nombre  de  ma- 
ladies. 11  est  un  certain  nombre  de  dyspepsies  gastriques  de  longue 
durée  à vomissements  Guides,  troubles,  grisâtres  ou  brunâtres, 
C.  Roun.  — Bicrawope.  39 
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Pic.  161.  — Figure*  de*  ovule*  qui  peuvent  *e  rencontrer  dan*  letfice*,  pour  ærvirau 
diagnostic  dr  la  pré*ence  de*  ver*  dan*  rintatin  ou  dan*  le*  voie*  Isiliaire*.  (D'après 
Davaiiic.) 


Tous  ksoruks  delà  prctnière colonne  sont 
BU  grossisBemenl  de  70  à 170  diamètres  ; 
ceut  de  la  seconde  et  de  la  troiswtoe  colonne 
sont  au  groMtssemeot  de  SU)  dumètres. 


1.  AseerUU  lemMadAe.  — e,  mule  grossi 
107  fois  ; a.  SW)  fois.  — Ces  orules  eipulsés 
avec  les  fèces  sont  d’un  jaune  bnioÉlre,  in0« 
riformejsouvcnl  leur  coque  n’est  plus  visible 
à travers  l’enveloppe  estèneure  alHreUnretr? 
riivelo|qw  (Iranaperenle  rbes  l'œuf  pris  dans 
l'oviducte)  qui  s'est  imbibée  des  liquides  in- 
trstinaM  après  la  ponte,  et  qui  est  ainsi  de- 
venue plus  ou  moins  opaque.  — Longueur, 
0"*,07S;  largeur.  0**.0H.  Ces  ovules  sont 
expulsés  avec  les  gardes-rubes  ebet  les  iii- 
diridos  atteints  d'aacandes  lombriculdes 
adultes.  On  1»  trouvé  {acilcuent. 


t.  THràec/pàeies duper. ~ a, ovule  grossi 
70  fois;  K SVO  fois.— Longueur.  0**.0SS;  lar- 
geur. 0**.0lt.— On  les  trouve  trèe-facile- 
lueot  cl  très-communément  dons  Ici  selles 


s.  Oegvr*  eermtnleirt.  — i.  ovule  gross 
70  fois  ; a.  SW)  fois.  — Longueur,  0**,oa3 
largeur.  0**.otS. 


4.  Tamfe  solfiai  errnd.  — e,  ovule  grossi 
70 fois: 4.  S40fois;e.  même  grossissemcni. 
traité  par  la  sotulioo  de  potasse  caustique 
cünceoiréc.— Diamètre.  0**,0ss.— On  ignore 
encoro  si  les  œufs  de  tonia  se  présentant  dans 
les  selles  lorsque  ce  ver  est  intact  : il  doit 
en  être  ainsi  dans  les  ce  de  Ternie  fen*^ 
traie;  Oavaine  en  a trouve cnex  un  individu 
qui  rendait  des  fragments  dddifrds* 


S.  Betàrfocdpàele  forge.  — e,  o«  oie  grossi 
70  fois;  4.  StO  fois;  t,  traité  par  l'scide  suifu 
rique  concentré  qui  foU  apparaître  l'opercule. 
— Longueur.  0**,00g  ; largeur.  0**,OU.  Mè- 
mee  remorques  que  peur  fo  tonia  solium. 


g.  DfoteiM  foncdefo.  — a.  ovule  grossi  ici 
fois:  4.  gtofoistc.  traité  par  la  potasse  caus- 
tique qui  rend  la  sèparaiioo  cle  l'opercule 
plut  belle.  — Couleur  brun  nniritre  ; lon- 
gueur. 0**.04;  largeur,  0**.0t.—  Ces  ovules 
SC  rencontrent  cbei  le  mooton.  dsns  les  ma- 
tières fécales.  S’ils  se  reucuotraient  dans 
les  fèces  ches  l'homme,  ils  seraient  égale- 
ment  un  signe  certain  de  la  présence  du 
distome  lancéolé  dans  les  voies  lOpeiret  ou 
digesüvee. 


7.  Dfsteaie  édpaifge#.  — a.  ovule  grossi  107 
fois  et  traité  par  le  petsese  csusiique  pour 
en  séparer  l'opercule  — Longueur.  0””.1S 
largeur.  o^.Ot.  — Mêmes  remsrques  que 
pour  le  dislOflDO  lancéolé. 


Digitized  by  Googlt 


PRÉPARATION  DBS  PARTIES  SOUDES  «H 

dans  lesquels  le  sédiment  et  les  particules  restant  en  suspension,  ■ 
qui  ne  sont  pas  des  débris  alimentaires,  se  trouvent  presque  entiè- 
rement constitués  par  des  Lepto- 
ihrix  et  des  Cryptococeus  du  fer- 
ment avec  ou  sans  leucocytes  un 
peu  gonflés  et  quelques  cellules 
épithéliales.  Les  premiers  sont 
alors  remarquables  par  la  lon- 
gueur qu'ils  atteignent,  leurs 
flexuosités  anguleuses , etc. 

Les  Cryplococcui  sont  à l'état 
d'amas  de  cellules  ovoides  ou  parfois  sphériques  juxtaposées  en 
amas,  en  séries  plus  ou  moins  longues  ou  isolées  (fig.  162  d)  et 
d'un  sujet  à l'autre  peuvent  être  sans  nucléole  ou  pourvues  d’un 
nucléole  brillant  (fig.  162,  a,  c). 


CHAPITRE  III 


c » 


® ' ®@L 

f»  « (W  • ,®A,  » 


a 


(V 

Fig.  16Î 


Cxwnea  des  partie*  solides  de  réooaonde  enloiala. 

751 . liCs  préparations  microscopiques  des  parties  des  animaux 
soumis  A la  dissection,  sont  faites  pour  montrer  : 1°  soit  leurs  par- 
ties constituantes  élémentaires  et  étudier  leur  forme,  leur  volume, 
leurs  caractères  physiques  et  chimiques,  leur  structure  propre, 
comparativement  les  uns  aux  autres  et  comparativement  A enx- 
mémes,  selon  les  périodes  de  leur  évolution  et  les  phases  de  leurs 
modifleations  pathologiques  ; 2°  pour  étudier  l'arrangement  réci- 
proque ou  texture  de  ces  corpuscules  dans  les  tissus  ou  parties 
complexes  qu'ils  forment  afin  de  déterminer  la  nature  élémentaire 
de  ceux-ci,  tant  normale  que  lésée.  Notons  ici  qu’une  des  causes 
des  difficultés  pour  arriver  A résoudre  ce  problème  qu'éprouvent 
les  commençants,  consiste  en  ce  qu’ils  ne  savent  encore  convena- 
blement mettre  A découvert  par  la  dissection  l’organe  dont  il  s’agit 
de  déterminer  la  naturë  anatomique,  dissection  préalable  par  la- 
quelle U faut  toujours  commencer.  Pendant  les  dissections  dans  les 


* Cellules  du  fei-ment,  presque  toutes  sphéroldsles,  au  Heu  d’étre  allongées,  prises  dans 
tes  matières  vomies»  dan.s  un  cas  d'ulcère  simple  de  l’estomac  avec  vomissements  jour» 
naliers.  On  en  voit  parfois  de  semblables  dans  les  fèces  diarrhéiques,  etc.  a,  b,  c.  Cel- 
lules réunies  ou  isolées  avec  un  gros  nucléole  brillant,  d.  Cellules  disposées  en  séries 
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laboratoires  d'anatomie  descriptive,  il  faut  à chaque  instant  recourir 
au  microscope  pour  déterminer  la  nature  de  tel  ou  tel  petit  organe 
que  le  scalpel  met  à découvert.  3"  Les  préparationssout  encore  faites 
pour  étudier  la  forme,  les  dimensions,  les  rapports  et  la  constitution 
par  des  parties  similaires  de  tels  cl  tels  tissus  des  organes  invisibles 
é l'œil  nu,  ou  du  moins  très-petits,  sur  les  animaux  adultes  ou  em- 
bryonnaires ; pour  déterminer  aussi  leur  nature  en  tant  que  parties 
nerveuses,  musculaires,  glandulaires  de  tel  ou  tel  ordre,  fibreuse, 
cartilagineuse,  etc.,  etc.;  4°  elles  sont  faites  enfin  pour  montrer 
même,  dans  les  animaux  Irès-pelils,  tel  ou  tel  appareil,  c’est-à- 
dire  un  ensemble  d’organes  microscopiques  dont  les  connexions  et 
la  solidarité  tant  anatomique  que  fonctionnelle  ne  pourraient  être 
déterminées  autrement,  en  raison  de  leur  petit  volume. 

Il  va  de  soi  qu'on  ne  doit  pas  s’attendre  à trouver  dans  un  ou- 
vrage de  ce  genre  la  description  même  des  objets  dont  le  mode  do 
préparation  fait  le  sujet  de  ce  chapitre.  C’est  dans  les  traités  clas- 
siques ou  dans  les  articles  de  dictionnaire  que  les  commençants, 
qui  ne  connaissent  pas  encore  les  caractères  anatomiques  essen- 
tiels de  ces  êtres,  devront  puiser  les  documents  autres  que  ceux  qui 
concernent  les  procédés  à suivre  pour  constater  leur  présence. 

752.  Dans  la  pratique,  on  trouve  souvent  réunies  dans  une  seule 
préparation,  toutes  les  parties  énumérées  plus  haut,  c'est-à-dire 
des  éléments  anatomiques  isolés  flottant  çà  et  là,  d’autres  associés 
en  une  masse  dans  laquelle  leur  arrangement  réciproque  peut  être 
constaté,  masse  entourant  ou  non  quelque  organe  microscopique, 
tel  qu’une  glande  sudoripare,  un  follicule  intestinal,  etc.  Mais  il 
importe  beaucoup  de  savoir  distinguer  logiquement  et  de  fait,  ce 
qui  est  élément  de  ce  qui  est  tissu  ou  partie  complexe,  et  à quel 
tissu  appartiennent  les  couches,  les  conduits,  etc.,  qui  sont  associés 
en  tel  ou  tel  organe.  Car  on  ne  peut,  en  effet,  avoir  une  idée  nette 
de  la  nature  réelle  des  parties,  qu'en  déterminant  quels  sont  les 
éléments  qui  les  composent,  quelles  sont  les  formes,  les  réactions  et 
la  structure  de  ceux-ci,  et  à quelles  phases  de  leur  évolution  nor- 
male ou  morbide  se  trouvent  tels  et  tels  d'entre  eux.  Pour  cela,  on 
devra  s’habituer  à discerner  comparativement  le  volume,  la  forme, 
le  nombre,  les  caractères  physiques  et  chimiques,  ainsi  que  la 
struclure  des  parties  que  montre  le  microscope. 

Les  commençants  devront  donc  préparer  et  étudier  d’abord  des 
éléments  anatomiques  isolés,  tels  que  ceux  qui  flottent  dans  les 
humeurs  (voy.  plus  haut,  page  552),  et  ensuite  des  épithéliums 
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libres  ou  juxtaposés  cnlambcaux,  pris  successivement  sur  diverses 
muqueuses  et  dans  quelques  glandes,  en  procédant  à leur  prépa- 
ration, ainsi  qu'il  a été  dit  plus  haut  (p.  335). 

Il  est,  d’autre  part,  un  certain  nombre  d’éléments  et  de  tis$\is  qui 
prennent  part  à la  constitution  de  tant  d’organes,  qu’on  les  re- 
trouve dans  presque  toutes  les  préparations;  par  conséquent,  on  fera 
bien  de  les  étudier  dans  l’ordre  indiqué  ci-après,  avant  de  pro- 
céder à d’autres  recherches. 

ART.  I.  — PRÉPARATIOS  RE  LA  nnRINF.  COAGULÉE. 

753.  Les  cas  dans  lesquels  on  peut  avoir  à préparer  la  fibrine 
coagulée  (voy.  p.  571,  g 699)  sont  les  suivants: 

1°  Celui  dans  lequel  le  sang  s’est  épanché  par  rupture  des  capil- 
laires concourant  directement  à la  texture  d’un  tissu,  s’est  infiltré, 
• en  un  mot,  entre  les  autres  éléments  de  ce  dernier  où  se  voient 
la  fibrine  et  les  globules  sanguins  ; 

2“  Le  cas  dans  lequel,  en  se  coagulant  dehors  ou  dans  les  vais- 
seaux, la  fibrine  a englobé  les  hématies  et  autres  éléments  du  sang, 
de  manière  à former  un  caillot  ; 

3°  Celui  dans  lequel  s’étant  coagulée  lentement  dehors  ou  dans 
les  vaisseaux,  elle  s’est  isolée  des  hématies,  et  forme  un  coagulum 
incolore  analogue  à la  couenne,  tout  eu  retenant  pourtant  quelque- 
fois des  leucocytes  (fig.  163,  c);  ce  deuxième  cas  complique  souvent 
le  premier  dans  les  gros  vaisseaux,  les  poches  anévrysmales  ou  les 
kystes  hématiques,  les  cavités  apoplectiques,  etc.  ; 

4°  Enfin,  le  dernier  cas  est  celui  dans  lequel  sans  rupture  des 
vaisseaux,  mais  en  raison  d’un  état  inflammatoire  ou  d’un  état 
général  particulier,  la  fibrine  a exsudé  hors  des  vaisseaux  ; elle 
forme  alors  une  pteudo-membrane  englobant  quelquefois,  ou  des 
leucocytes  seulement,  ou  des  leucocytes  et  des  épithéliums  en  même 
temps,  selon  qu’elle  siège  à la  surface  d’une  séreuse  enflammée,  ou 
bien  d'une  membrane  muqueuse  ou  cutanée. 

En  général,  la  préparation  doit  être  faite  par  dilacération  dans 
l’eau  ou  une  sérosité  limpide,  comme  s'il  s’agissait  des  tissus  fibreux 
ou  lamineux.  Quand  elle  est  infiltrée  bu  enkystée  contre  la  face 
interne  des  parois  de  l’artère  pulmonaire,  des  veines,  etc.,  on 
pratiquera  des  coupes  minces  dans  le  tissu,  préalablement  durci  ou 
non,  selon  les  cas,  afin  de  voir  les  rapports  souvent  complexes  de 
la  surface  du  caillot  avec  la  paroi  du  kyste  ou  des  portions  du  tissu 
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qu’il  a englobés,  et  qui  dans  son  épaisseur  ont  pu  subir  diverses 
modifications  en  conservant  ou  non  leur  vascularité. 

Ori  traitera  ensuite  la  fibrine  dilacérée  ou  réduite  en  coupes  par 
la  fibrine,  la  potasse,  l'ammoniaque,  etc.,  pour  la  distinguer  des 
éléments  anatomiques  qui  peuvent  l’accompagner,  ou  du  tissu 


Fig.  163  •. 

lamineuz  auquel  elle  ressemble  parfois,  tant  qu'elle  consenve  son 
aspect  fibrillaire. 

754.  Très-nettement  fibrillaire  et  peu  granuleuse  au  moment  de  sa 
coagulation,  la  fibrine  devient  avec  le  temps  de  plus  en  plus  homo- 
gène, amorphe,  granuleuse,  disposée  en  couches,  lamelles,  etc.. 


* Caillot  nbrioeuz  tans  globules  rouges  rejeté  sous  forme  de  pseudo-membrane  blan- 
chit rc,  dans  un  cas  d'ulcére  du  col  utérin  avec  hémorrhagie  a,  b.  Portion  nettement 
librillaire  de  la  fibrine  des  bords  du  caillot,  e,  d.  Portion  plus  épaisse  et  plus  opaque  nü 
la  fibrine  est  flnement  grenue,  e.  Leucocytes  englobés  dans  la  masse  ûbrinousc  striée 
ou  fibrillaire.  f,  g,  J.  Couche  mince  fibrineuse  prise  à la  face  interne  de  Tarière  iliaque 
externe  d'un  sujet  soumis  aux  dissections,  préparée  dans  Teaii  et  montrant  T en  Ire-croise- 
ment des  stries  de  la  couche,  i,  fc.  Leucocytes  englobés  par  la  fibrine  etdéji  pilis  |>ar 
Taction  de  Taau  (bUU  diamètres). 
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OU  bien  elle  se  réduit  en  petits  fragments  granuleux,  le  plus  sou- 
vent polyédriques,  irréguliers,  à angles  arrondis,  etc. 

C’est  là  un  fait  très-important,  formant  une  opposition  des  plus 
tranchées  avec  ce  qui  a lieu  dans  les  substances  amorphes  pouvant 
extérieurement  ressembler  à la  fibrine,  que  ce  passage  graduel  de  la 
fibrine  coagulée,  de  l’état  fibrillaire  le  plus  net  à celui  de  matière 
amorphe  de  plus  en  plus  granuleuse,  avec  ou  sans  ramollissement, 
tandis  que  : 1°  dans  les  blastèmes  naissent  des  fibres  et  des  cellules, 
des  capillaires,  etc.  ; 2°  dans  les  substances  amorphes,  qu’il  y naisse 
ou  non  des  éléments  divers,  elles  augmentent  de  quantité  d’une  ma- 
nière graduelle  ; la  fibrine,  au  contraire,  à moins  d’hémorrhagies 
répétées,  diminue  peu  à peu  de  masse,  bien  que  lentement. 

Enfin,  dans  la  fibrine,  indépendamment  de  ses  réactions  chimiques 
propres,  on  ne  voit  pas  naître  ainsi  des  éléments  anatomiques  figurés 
de  diverses  espèces,  soit  fibres,  soit  cellules,c’est  le  contraire  qui  a 
lieu  ; ce  sont  ceux  qu’elle  a englobés  qu’on  voit  disparaître  par  ré- 
sorption, avec  des  changements  divers,  selon  les  cas  dont  il  s’agit. 

Ainsi,  tandis  que  l’état  d'organisation  devient  de  plus  en  plus 
complexe  et  par  suite  de  plus  en  plus  manifeste  au  sein  des  blas- 
tèmes et  des  substances  amorphes,  par  génération  incessante  d’élé- 
ments anatomiques,  l'apparence  trompeuse  d’organisation  que  pré- 
sentait d’abord  la  fibrine , loin  d’augmenter  avec  le  temps , va 
graduellement  en  diminuant  : 1°  par  son  passage  à l’état  amorphe 
et  grenu  avec  diminution  de  consistance  et  de  quantité  ; 2°  par 
résorption  et  atrophie  des  éléments  anatomiques  qui  avaient  pu  être 
englobés  par  elle  sans  qu’il  en  naisse  d’autres  à sa  place. 

Dans  le  cas  d’infiltration  sanguine  dans  les  interstices  des  fibres 
d’un  tissu.  Ira  hématies  disparaissent  par  résorption  de  tous  leurs 
principes,  à l’exception  de  l’hématosine  qui  souvent  passe  à l’état 
d’hématoidine,  cristallisée  ou  déposée  à l’état  de  granulations  dans 
Ira  corps  fibro-plastiques,  les  cellules  épithéliales  ou  autres  de 
l’organe  qui  est  le  siège  de  l'épanchement  sanguin. 

La  fibrine  elle-même,  dans  ces  conditions,  passe  rapidement  à 
l’état  amorphe  et  granuleux,  puis  elle  diminue  incessamment 
de  quantité,  sans  qu’il  se  produise  d’éléments  anatomiques  à 
la  place  même  qu'elle  occupait,  dans  les  espaces  que  l’épanche- 
ment sanguin  s’était  creusés  et  qu’elle  remplissait.  Dans  le  cas  de 
la  production  d’un  blastème  au  sein  du  même  tissu,  c’est,  au  con- 
traire, dans  ces  mêmes  portions  de  tissu  écartées  qu’a  lieu  la  nais- 
sance d’éléments  anatomiques,  quand  elle  survient. 
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755.  En  se  coagulant  la  fibrine  peut  avoir  englobé  et  entraîné  les 
hématies,  de  manière  à former  un  caillot,  comme  on  le  voit  dans 
les  couches  récentes  des  poches  anévrysmales,  dans  les  foyers  apo- 
plectiques les  plus  divers  ; quand  alors  les  fibrilles  de  la  fibrine 
ne  sont  pas  colorées,  par  la  présence  des  hématies,  elles  sont  plus 
immédiatement  contiguës  les  unes  aux  autres,  leur  masse  offre  plus 
de  résistance,  une  élasticité  plus  prononcée  que  celle  du  caillot 
rouge;  de  là  un  aspect  stratifié,  une  déchirure  en  couches  ou  lames 
très-caractéristiques.  La  connaissance  de  la  cause  si  simple  (l’ab- 
sence d’hématies),  qui  apporte  tant  de  dissemblances  entre  les  mas- 
ses de  fibrine  prises  dans  ces  deux  ordres  de  conditions,  suffit  pour 
montrer  qu’il,  n’y  a pas  plus  organisation  dans  ce  dernier  cas  que 
dans  le  premier. 

Avec  le  temps,  sauf  le  cas  de  nouvelles  hémorrhagies,  le  caillot  va 
en  diminuant  de  masse  au  lieu  d’augmenter.  Il  est  facile,  en  outre, 
de  voir  la  fibrine  passer  graduellement  à l’état  amorphe  plus  ou 
moins  granuleux,  sans  qu’il  naisse  trace  d’éléments  anatomiques 
nouveaux,  soit  fibres,  soit  cellules.  Alors  aussi  s’observent  les 
phases  de  disparition  des  hématies  dont  l'hématosine  vient  colorer 
la  fibrine,  par  un  phénomène  analogue  à ceux  dits  de  teinture,  ou 
se  mêler  à elle,  soit  à l’état  granuleux,  soit  sous  forme  cristal- 
line, lorsqu’elle  est  arrivée  à l’état  d'hématoidine. 

La  fibrine,  coagulée  après  épanchement  du  sang  liquide,  peut 
(prés  des  bords  des  masses  qu’elle  forme)  être  tellement  enchevê- 
trée aux  éléments  anatomiques  des  tissus  au  sein  desquels  elle  se 
trouve,  qu’il  devient  quelquefois  impossible  à l’œil  nu  de  distin- 
guer nettement  le  point  où  elle  cesse  d’exister.  L’examen  microsco- 
pique, aidé  de  l’emploi  des  réactifs,  lève  assez  vite  ces  diffi- 
cultés. 

La  fibrine,  coagulée  lentement  hors  ou  dans  l'intérieur  des  vais- 
seaux, mais  incolore  et  ayant  l’aspect  de  la  coumne,  ne  diffère  du 
caillot  que  par  l'absence  d’hématies,  et  c’est  l’absence  de  celles- 
ci  qui  fait  qu’elle  offre  une  consistance,  une  ténacité,  une  élas- 
ticité et  un  mode  de  déchirure  tout  particuliers.  De  là  vient  que 
souvent  la  fibrine,  sous  cet  état,  a été  considérée  comme  un  tissu 
ou  comme  susceptible  de  s’organiser,  de  se  vasculariser,  de  devenir 
l’origine  d’un  tissu  morbide  ; elle  asous  ce  rapport  été  assimilée  à un 
blastème.  Or  il  n’y  a pas  plus  de  raisons  pour  regarder  cette  fibrine 
comme  un  tissu  que  pour  donner  ce  nom  aux  caillots  apoplectiques  ; 
car  l’absence  d'hématies  ne  suffira  jamais  à elle  seule  pour  faire 
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dire  que  la  fibrine  constitue  un  tissu,  dans  ce  cas  plutôt  que  dans 
l'aulre. 

Dans  l’épaisseur  des  tissus,  tels  que  le  cerveau,  le  poumon,  etc., 
comme  dans  les  poches  anévrysmales,  le  bout  des  artères  liées,  les 
concrétions  polypiformes  du  cœur,  les  grosses  veines  comprimées 
par  une  tumeur,  etc.,  la  fibrine  passe  graduellement  de  l'état  fibril- 
laire  à l’état  amorphe  plus  ou  moins  granuleux,  etc.  Nulle  part  il 
ne  se  produit  à son  aide  d’éléments  anatomiques  d’aucune  sorte. 
En  un  mot,  dans  l'épaisseur  des  tissus  pas  plus  que  dans  les  poches 
anévrysmales  et  les  artères  liées,  la  fibrine  incolore  ne  devient  l’ori- 
gine d'un  produit  morbide  se  nourrissant  et  se  développant.  Par- 
tout, au  contraire,  sa  masse  diminue  graduellement,  et  l’apparence 
d’organisation  par  intrication  flbrillaire  qu’elle  offrait  extérieure- 
ment disparaît  peu  à peu  avec  le  temps. 

La  mince  couche  incolore  qui,  quelquefois  dans  un  caillot  intra- 
vasculaire (fig.  163,  f)  est  interposée  aux  parois  artérielles  ou  vei- 
neuses d’une  part,  et  à une  partie  profonde  plus  foncée  du  caillot 
d’autre  part,  se  comporte  avec  le  temps  comme  de  la  fibrine  et  ne 
donne  point  naissance  à des  noyaux  embryo-plastiques,  des  fibres  la- 
mineuses  et  des  capillaires.  Quant  aux  vaisseaux  qu’on  a cru  souvent 
trouver  dans  les  caillots  ou  voir  passer  des  parois  vasculaires  jus- 
qu'à ceux-ci,  l’observation  montre  que  ce  sont  des  filaments  de  fibrine 
qui,  en.  raison  de  l’adhérence  de  cette  dernière  aux  parois,  se  déchi- 
rent en  restant  adhérents  au  caillot  d'une  part,  au  vaisseau  de  l'autre. 

La  coloration  de  ces  filaments,  s’ils  sont  colorés,  et  celle  des 
stries  ou  points  étoilés  rougeâtres  des  caillots,  sont  dues  à des  amas 
ou  à des  traînées  volumineuses  de  globules  sanguins  quand  les  cail- 
lots sont  récents,  à des  granulations  d’hématoidine  s’ils  sont  anciens 
et  lorsque  les  globules  sont  détruits.  Jamais  on  n’y  trouve  les  parois 
propres  des  capillaires  qu’on  rencontre  au  contraire  partout  oû  il  y 
a circulation,  quelque  rapidement  qu'elle  se  soit  établie  au  sein 
d’un  blastème  en  voie  d’organisation  plus  complète,  comme  on  l'ob- 
serve dans  les  bourgeon»  charnus,  etc. 

La  fibrine  en  couches  ou  pseudo-membranes  à la  surface  des 
muqueuses  où  elle  englobe  souvent  des  leucocytes  ou  des  cellules 
épithéliales  dans  les  cas  de  diphthérite,  à la  surface  des  séreuses  en- 
flammées où  elle  est  parsemée  de  leucocytes,  a souvent  été  assimilée 
aux  blastèmes  en  tant  que  point  de  départ  d’une  organisation  plus 
complète,  sous  forme  de  néo-membranes,  ou  d’autres  produits  mor- 
bides. Pourtant  la  présence  des  éléments  ci-dessus,  dans  les  couches 
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ques,  soit  entre  les  fibres  lamineuses  isolées  ou  en  nappes,  soit 
autour  des  faisceaux  que  forment  ces  fibres. 

Souvent  on  y découvre  alors  des  vésicules  adipeuses  isolée.’,  en 
séries  ou  en  lobules,  et  des  vaisseaux  capillaires. 

La  préparation  se  fait  de  la  même  manière  chez  tous  les  verté- 
brés et  les  articulés.  Mais  pour  bien  voir  le  mode  réel  d’arrange- 
ment de  ces  divers  éléments,  les  uns  par  rapport  aux  autres,  ainsi 
que  les  corps  ou  cellules  fibro-plastiques  fusiformes  ou  étoilés  dont 
partent  les  fibres  lamineuses,  on  fera  une  coupe  mince  des  por- 
tions de  ce  tissu  qui  sont  naturellement  gélatiniformcs,  comme 
dans  le  rostre  des  poissons  sélaciens,  dans  l'organe  de  l’émail  des 
fœtus  du  veau,  etc.,  dans  le  cordon  ombilical  ou  dans  les  tissus 
œdématiés  naturellement  ou  artificiellement.  Les  meilleures  coupes 
de  ce  genre  s’obtiennent  avec  des  ciseaux  courbes  bien  tranchants; 
elles  n’ont  généralement  pas  besoin  d’étre  fort  minces.  On  les  exa- 
minera successivement  sous  des  grossissements  de  100  à 400  dia- 
mètres. Souvent  les  capillaires  des  portions  vasculaires  de  ce  tissu 
sont' assez  remplis  d’hématies  pour  que  leur  distribution  puisse 
être  étudiée  sans  injection. 

Il  est  très-important  de  faire  ainsi  des  préparations  tant  par 
coupes  avec  des  ciseaux  courbes  que  par  dilacération  avec  le  tissu 
lumineux  d’embryons  et  de  fœtus  à divers  âges  pour  voir  les  diffé- 
rences qu’ils  offrent  quant  à la  quantité  des  noyaux  embryo-plasti- 
ques,  et  surtout  pour  isoler  des  cellules  ou  corps  fibro-plastiques, 
tant  fusiformes  qu’étoilés.  Les  spécimens  seront  pris  tant  sur  le 
cordon  ombilical  d’embryons  de  plus  en  plus  âgés,  que  dans  le  (issu 
lamineux  sous-cutané  du  cou,  de  l’aisselle,  dans  celui  qui  entoure 
le  tendon  d’Achille,  etc. 

lies  corps  fibro-plastiques  sont  souvent  après  la  mort  le  siège 
d’une  altération  cadavérique  particulière  (fig.  164).  Cette  altéra- 
tion se  produit  sous  les  yeux  de  l’observateur,  entre  les  deux  lames 
de  verre,  lorsque  la  mort  du  sujet  remonte  à deux  ou  trois  jours 
environ,  suivant  d’ailleurs  que  la  température  extérieure  est  plus 
ou  moins  élevée.  Elle  consiste  dans  la  production,  autour  des  noyaux 
embryo-plastiques,  de  gouttes  hyalines  faisant  passer  ces  éléments 
à l’état  de  vésicules  sphériques,  ayant  pour  centre  le  noyau  lui- 
méme,  et  remarquables  par  la  translucidité  parfaite  et  le  faible 
pouvoir  réfringent  de  leur  masse,  en  même  temps  que  par  la  net- 
teté et  la  régularité  de  leur  contour.  Ce  phénomène,  à l’air  libre 
ou  dans  les  préparations  microscopiques,  est  assez  rapide.  Quelques 
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auteurs,  ayant  négligé  de  suivre  lesphases  successivesde  celte  alté- 
ration, l'ont  considérée  comme  une  disposition  normale.  Ces  parti- 
cularités sont  d'autant  plus  importantes  à prendre  en  considération, 


Fig.  ISA.  - Corps  fibi-tvplastiquo  de  l'organe  de  l'émail  du  tehis  humain  en  voie  d'^té. 
ration,  a,  b,  e,  f.  Éléments  encore  normaux  avec  leurs  flbrea.  c,  d.  Corps  Abro-plaatiques 
devenus  plus  ou  moins  v<^siculeux. 

qu'il  est  commun  de  voir  les  gouttes  sarcodiques  produites  aux  dé- 
pens de  la  substance  des  corps  fibro-plastiques  ou  autres  éléments 
en  voie  d'altération  et  devenues  libres,  entourer  un  ou  deux  noyaux 
embryo-plastiques  libres,  etc.,  avec  des  granulations  moléculaires 
ou  non.  Ces  gouttes  isolées  ou  réunies  en  groupes  simulent  alors 
plus  ou  moins  des  cellules  limpides,  tout  à fait  sphériques  ou  po* 
lyédriques  par  pression  réciproque.  Leur  confusion  avec  des  cel. 
Iules  épithéliales  ou  autres  doit  surtout  être  évitée,  lorsque  étant 
encore  plongées  dans  quelque  masse  de  substance  amorphe  ou 
dans  des  tissus  transparents,  comme  la  tunique  externe  des  petits 
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vaÎAseaux,  leur  couleur,  leurs  dimeusions,  leur  structure,  et  sur- 
tout leur  mode  de  formation,  ne  peuvent  pas  être  très-exactement 
aperçus.  (Voy.  p.  564.) 

7 58 . C'est  aussi  sur  des  coupes  faites  de  la  même  manière  et  à l'aide 
de  fragments  dilacérés  pour  voir  les  éléments  isolés  et  leur  arran- 
gement réciproque  sur  les  plus  minces  lambeaux,  que  l'on  prépa- 
rera les  tumeurs  molles,  gélatiniformes  ou  non,  provenant  du  tissu 
lamineux  e.t  dites  colloïdes,  myxomes^,  etc.  On  devra  les  examinera 
des  grossissements  de  400  à 500  diamètres  et  les  faire  sur  le  tissu 
aussi  frais  que  possible.  En  faisant  ensuite  des  préparations  sur  les 
mêmes  tumeurs  durcies,  on  verra  combien  sont  considérables  les 
modiOcations  apportées  à ces  tissus  par  les  moyens  durcissants  et 
l'impossibilité  où  l'on  se  trouve  d'en  déterminer  exactement  la  na- 
ture après  les  avoir  ainsi  traités. 

Dans  les  variétés  grisâtre  et  colloïde  on  étudiera  les  groupes  de 
noyaux,  la  matière  amorphe  interposée,  les  mailles  vasculaires 
écartées  ; on  cherchera  s'il  y a hypertrophie  des  noyaux  en  même 
temps  qu'hypergenèse.  La  similitude  de  ce  tissu  avec  celui  de  l'pra- 
bryon  pour  la  couleur,  la  consistance,  etc.,  devra  être  aussi  cher- 
chée. 

Dans  la  3*  variété  rendue  blanchâtre,  encéphaloïde  par  des  gra- 
nules graisseux,  on  remarquera  la  vascularisation  uniforme  ou  par 
places,  comme  on  le  voit  quand  elles  siègent  dans  le  poumon,  la 
plèvre  ou  les  autres  séreuses.  On  procédera  de  même  pour  observer 
celle  de  ces  variétés  qui  se  forme  dans  le  derme  et  dans  la  peau, 
qui  est  fort  remarquable  par  sa  coupe  homogène  de  teinte  ocreuse, 
et  dans  laquelle  la  plupart  des  corps  fibro-plastiques  étoilés,  etc., 
sont  pleins  de  granules  graisseux  foncés. 

11  y a impossibilité  du  reste  de  déterminer  leur  nature  sans  la 
connaissance  du  tissu  embryo-plastique  normal  du  fœtus,  comme 
la  nature  de  la  variété  gélatiniforme  des  lipomes  ne  peut  être  dé- 
terminée sans  la  connaissance  du  tissu  adipeux  fœtal. 

On  procédera  de  la  même  manière  pour  étudier  la  matière 
amorphe  du  sclérème  et  des  indurations  qui  est  interposée  alors  aux 
noyaux  embryo-plastiques,  aux  corps  fusiformes  et  aux  fibres  la- 
mineuses  complètement  développées. 

L'hypertrophie  par  multiplication  des  éléments  ou  fibres  disposés 


' Voy.,  sur  ces  dénominations  ; Ch.  Robin,  Programme  du  court  d'hutolo- 
gte,  etc.,  3*  édil.,  1810,  préface,  p.  XXti. 
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en  faisceaux,  sans  augmentation  de  volume  des  flbres  mâme^  avec 
interposition  par  places  de  granules  rendant  le  tissu  jaunâtre  çà 
et  là,  s'observe  de  la  même  manière  dans  l'éléphantiasis  du  scro- 
tum, de  la  vulve,  du  clitoris,  du  prépuce,  des  jambes,  des  lè- 
vres, etc.  Le  passage  à l'état  adipeux  des  cellules  ou  corps  fibro- 
plastiques  hors  de  certaines  places  déterminées,  comme  à l'état 
normal,  caractérise  l'obésité  ou  hypersarcie  adipeuse  et  peut  aussi 
être  constaté  ainsi.  La  mortification  inflammatoire  et  gangréneuse 
peut  montrer,  sur  des  préparations  faites  de  même,  les  fibres  élas- 
tiques formant  le  bourbillon  avec  beaucoup  de  substance  deve- 
nue amorphe  et  granuleuse. 

Parmi  les  produiU  morbide*  qui  dérivent  du  tissu  lamineux,  on 
prépare  de  la  même  manière  les  tumeurs  formées  de  tissu  lami- 
neux proprement  dit  ou  de  tissu  lamineux  colloïde  avec  matière 
amorphe  et  granulations  prédominantes  ; là  se  voit  souvent  le  pas- 
sage des  corps  fibro-plastiques  à l'état  granuleux  au  point  de  rendre 
le  tissu  gris  jaunâtre  ou  jaune  phymatoïde.  Le  développement  de  cet 
état  granuleux  des  corps  fibro-plastiques  jusqu'à  l'état  de  cellules 
adipeuses,  soit  isolément  soit  par  masses  non  divisées  en  lobules, 
se  constate  de  la  même  manière,  ainsi  que  la  présence  de  leu- 
cocytes granuleux  ou  non  comme  élément  anatomique  accessoire 
dans  ce  tissu  morbide.  C'est  encore,  comme  nous  l'avons  indiqué 
plus  liaut  (page  619),  que  se  prépare  le  tissu  des  végétations  des 
tumeurs  blanches,  etc.,  et  aussi  le  tissu  de  la  prétendue  membrane 
fÿfiÿénique ; puis  de  la  couche  dite  muqueuse  tapissant  les  fistules 
anciennes  tormées  de  tissu  lamineux  analogue  à ce  qu'il  est  du- 
rant ses  phases  d'êsalution  fœtale  ; il  est  plus  ou  moins  rouge  selon 
qu'il  est  plus  vasculaire,  o»  plus  grisâtre  et  opaque,  si  la  substance 
amorphe  en  est  plus  abondante  et  sactout  plus  granuleuse,  selon 
aussi  qu'il  est  plus  ou  moins  riche  en  noyaux aad^o-plastiques, en 
cyloblastions,  en  flbres  lamineuses  isolées  ou  disposée  m nappes. 

Les  préparations  des  fibres  lamineuses,  à toutes  les  périodes 
de  leur  développement,  se  conservent  bien  dans  la  gélatine  glycé- 
rinéc  et  dans  les  liquides  de  Pacini,  etc.  (Voy.  p.  372  et  376.)  Il 
en  est  de  même  des  noyaux  embryo-plastiques  ou  fibro-plastiques 
(noyaux  du  tissu  cellulaire,  etc.). 

759.  Notons  ici  que  c'est  comme  pour  les  tissus  mentionnés 
plus  haut  (page  619)  qu'on  fait  les  préparations  dujissu  composé 
d'une  substance  amorphe  finement  granuleuse,  parsemée  d’un 
très-grand  nombre  de  petits  noyaux  ovoïdes  régulièrement  espacés. 
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qui  forme  la  partie  fondamentale  des  bulbes  pileux,  plumeux  et 
dentaires  avec  une  trame  de  corps  fibro-plastiques,  fusiformes  et 
étoilés.  Les  vaisseaux  et  les  nerfs  ne  s'y  développent  que  lorsqu'ils 
acquiérent  un  assez  grand  volume.  On  constatera  ainsi  que  dans 
celui  des  dents,  il  se  produit  chez  l’adulte  des  concrétions  cal- 
caires, arrondies,  mamelonnées.  Ce  tissu  devient  le  point  de  dé- 
part de  tumeurs,  observées  surtout  à la  mâchoire  inférieure,  prises 
ordinairement  pour  des  tumeurs  fibreuses.  On  en  distingue  deux 
variétés  principales:  1*  selon  qu'elles  ne  renferment  pas  ou  presque 
pas  de  concrétions  calcaires  ; ou  2°  qu'elles  en  contiennent  assez 
pour  prendre  une  teinte  jaunâtre  opaque  et  un  état  finement  grenu. 
Les  préparations  qui  permettent  d’en  déterminer  la  nature  et  leur 
conservation  se  font  comme  nous  venons  de  le  dire. 

Préparation  du  tissu  adipeux. 

760.  En  même  temps  qu'on  poursuivra  les  études  précédentes, 
on  se  préoccupera  d'étudier  sur  les  embryons  la  réplétion  gra- 
duelle des  corps  ou  cellules  fibro-plastiques  par  des  gouttes  hui- 
leuses, jusqu’à  leur  arrivée  à l'état  de  cellules  adipeuses,  aux- 
quelles sont  ou  non  encore  attenantes  des  fibres  lamineuses. 

Pour  cela,  les  préparations  seront  faites  comme  s'il  s’agissait 
de  préparer  du  tissu  lamineux,  avec  ou  sans  dilacération.  Le  gros- 
sissement employé  devra  être  de  500  diamètres  environ,  tandis  que 
pour  observer  les  lobules  adipeux  complètement  développés,  les 
objectifs  grossissant  de  100  à 300  fois  suffisent. 

On  prendra  les  fragments  de  tissu  au  creux  de  la  main,  au  pli 
de  l’aine  ou  de  l’aisselle,  et  surtout  dans  la  masse  gëlatiniforme 
qui  précède  chez  le  fœtus  la  boule  adipeuse  sous-massétèrine  et  le 
coussinet  de  l’orbite.  On  cherchera  d'abord  les  amas  de  corps  fibro- 
plastiques  déjà  graisseux  ou  non  par  lesquels  débutent  les  lobules 
adipeux,  on  pourra  suivre  les  capillaires  autour  d’eux,  et  en  dila- 
cérer  au  besoin  quelques-uns  pour  voir  isolément  les  éléments 
qui  les  composent  et  les  divers  modes  de  groupement  des  gouttes 
huileuses  contenues.  On  procédera  de  la  même  manière  pour  faire 
l’étude  plus  délicate  du  tissu  adipeux  des  insectes,  des  crustacés,  etc. 

Pour  se  faire  une  idée  des  différences  qu’il  y a entre  certains 
tissus  examinés  à l’état  le  plus  frais  possible,  ainsi  qu’on  doit  le 
faire  pour  tous  et  après  le  durcissement  par  l'alcool,  l’acide  chro- 
mique,  le  chromate  de  potasse,  etc.,  ou  fera  bien  d’examiner  com- 
parativement aux  préparations  fraîches  précédentes  celles  qu’on 
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aura  faites  en  prenant  les  mêmes  tissus  lamineux,  adipeux,  cIc.,  sur 
des  fœtus  conservés  et  durcis  dans  ces  liquides.  C'est  au  contraire  sur 
des  coupes  minces  de  tissus  durcis,  puis  lavées  à l'alcool,  à l’éther 
ou  é l’essence  de  térébenthine  rectifiée  et  préparées  dans  le  pre- 
mier et  le  dernier  de  ces  liquides  ou  encore  dans  le  baume  ou  dans 
la  glycérine  qu’on  voit  le  mieux  le  groupement  des  lobules  adi- 
peux et  des  cellules  dans  ceux-ci,  quand  ce  tissu  est  tout  à fait  dé- 
veloppé et  injecté  ou  non.  Le  tissu  adipeux  injecté  peut  être  ob- 
servé à des  grossissements  de  80  à 160  diamètres. 

Pour  étudier  les  enveloppes  des  cellules  et  les  isoler  de  leur  con- 
tenu, on  fera  bouillir  de  très-petits  fragments  du  tissu  adipeux  dans 
de  l’éther  au  fond  d’un  tube,  ou  mieux  on  examinera  ces  fragments 
après  quelques  heures  ou  quelques  jours  de  macération  dans  un 
tube  bouché  contenant  une  certaine  quantité  d'éther.  Un  grossisse- 
ment de  300  diamètres  suffit  pour  observer  ces  éléments  ; mais 
l’examen  de  leur  enveloppe,  celui  de  leur  noyau,  des  phases  de  leur 
évolution  embryonnaire  et  leur  atrophie  exigent  500  et  550  dia- 
mètres. 

Pour  voir  les  variétés  de  volume  et  de  formes  des  vésicules  adi- 
peuses complètement  formées  en  séries,  en  petits  lobules  ou  isolées 
A l’état  frais,  sur  les  vertébrés  et  les  invertébrés,  on  dilacérera  sim- 
plement dans  l’eau  pure  ou  glycérinée  du  tissu  lamineux  pauvre  en 
lobules  adipeux,  comme  certaines  cloisons  intra-musculaires , le 
névriléme,  la  tunique  externe  des  artères,  etc.  Mais  ce  n'est  guère 
que  sur  celles  qui  seront  incomplètement  pleines  de  graisse  prise 
sur  les  fœtus  qu’on  pourra  retrouver  dans  leur  mince  paroi  azotée 
le  noyau  qui  avant  était  dans  le  corps  fibro-plastique,  ou  parfois 
encore  dans  les  vésicules  privées  de  graisse  par  l’éther. 

761.  On  préparera  comme  il  vient  d’étre  dit  les  produits  mor- 
bides dérivant  du  tissu  adipeux  ou  lipomes,  dus  à une  hypergenèse 
locale  des  corps  fibro-plastiques  passant  à l’état  vésiculeux  par  pro- 
duction de  graisse  et  toujours  avec  hypertrophie  des  vésicules  adi- 
peuses. On  distinguera  : 

1°  La  varirté  fœtale  ou  gélatini forme,  dans  laquelle  le  tissu  consti- 
tue des  niasses  conservant  l'état  fœtal  avec  grains  jaunâtres,  dansune 
trame  collmde,  pendant  toute  ou  une  partie  de  la  durée  de  ces  pro- 
duits; 2°  le  lipome  {/roprement  dit,  de  texture  semblable  à celle  du 
tissu  normal  ; 3°  le  fibro-lipome,  donnant  sa  texture  A des  cloisons 
fibreuses  ayant  augmenté  de  nombre  et  en  épaisseur  ; 4*  les  lipomes 
mixtes  par  association  uniforme  des  cellules  avec  des  noyaux  em- 
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bryoplasliques  et  des  corps  ftbro-plastiques  fusiformes  ou  étoilés, 
graisseux  ou  non. 

Anr.  III.  — PRÉPARATION  DES  ÉLÉMENTS  ET  DD  TISSU 
DE  LA  MOELLE  DES  OS. 

762.  La  moelle  jaune  adipeuse  du  canal  des  os  longs  se  prépare, 
comme  le  tissu  adipeux  proprement  dit,  en  pratiquant  des  coupes 
après  durcissement,  qu'on  met  dans  la  glycérine  pure  ou  alcoo- 
lisée, ou  étendue  d'eau. 

La  moelle  gélatiniforme  et  la  moelle  rouge  des  jeunes  sujets, 
ainsi  que  de  divers  os  plats  et  courts,  est  au  contraire  rendue  mé- 
connaissable par  les  moyens  conservateurs  et  durcissants,  compara- 
tivement à ce  qu'on  la  voitétresur  celle  qui  est  prise  dans  des  os  frais. 
C'est  incontestablement  à l'aide  de  ces  agents  et  par  l’emploi  de  gros- 
sissements trop  faibles  qu’on  a obtenu  artificiellement  des  analogies 
d’aspect  entre  ce  tissu  et  celui  des  glandes  lymphatiques,  entre  les 
médullocelles  et  les  épithéliums  nucléaires  de  ces  glandes , ce  qui 
l'a  fait  appeler  par  quelques  auteurs  tissu  lymphoïde  des  os. 

Ces  variétés  du  tissu  médullaire,  ainsi  que  ses  éléments,  les  mé- 
dullocelles et  les  myéloplaxes,  comptent  parmi  les  parties  qui  exi- 
gent le  plus  d'ètre  observées  aussi  peu  longtemps  que  possible  après 
la  mort.  La  trame  lamineuse  fibrillaire  délicate  de  la  moelle  peut 
seule  être  examinée  sur  des  coupes  minces  du  tissu  durci,  en  les 
débarrassant  des  éléments  cellulaires  (medullocelles)  par  frottement, 
à l’aide  d'un  pinceau  dans  une  capsule  pleine  d'eau. 

Quant  aux  médullocelles  et  aux  myéloplaxes,  on  devra  les  étudier 
sous  un  grossissement  de  500  diamètres  ou  environ,  sur  la  moelle 
rougeâtre  ou  gélatineuse  encore  aussi  fraîche  que  possible,  dont 
on  aura  dilacéré  quelque  petit  fragment  ou  qu'on  aura  fait  sortir 
des  aréoles  du  tissu  spongieux  en  comprimant  l'os. 

C’est  dans  les  préparations  faites  ainsi,  avec  de  la  moelle  prise 
prés  des  cartilages  articulaires  ou  d’ossification,  qu'on  trouvera  les 
myéloplaxes,  toujours  en  petit  nombre  à câté  des  médullocelles. 

Ces  préparations  peuvent  être  faites  dans  une  sérosité  limpide, 
si  l'on  veut  constater  les  différences  qui  existent  quant  à l’aspect 
extérieur,  la  structure  puis  les  mouvements  amibiformes  des  leuco- 
cytes venant  du  sang  et  les  caractères  des  médullocelles  dans  la 
moelle  prise  sur  un  animal  qui  vient  d’étre  tué. 

Üans  les  autres  circonstances,  on  peut  les  faire  dans  l’eau,  qui, 
à ce  dernier  point  de  vue,  sert  déjà  de  réactif,  et  on  les  traite  en- 
C.  ItuBiji.  — Microscope.  40 
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suite  par  les  autres  agents  qui  peuvent  servir  à leur  études,  tel 
que  les  acides  acétique,  sulfurique,  l’ammoniaque,  etc. 

On  la  voit  dans  de  meilleures  conditions  encore  en  examinant 
successivement  plusieurs  coupes  minces  faites  avec  des  ciseaux 
courbes  sur  le  tissu  frais  le  plus  gélatiniforme  que  l'on  pourra 
trouver. 

Parfois,  la  dilacération  de  fragments  plus  ou  moins  épais  d'abord 
donne  des  lambeaux  minces  qui  la  montrent  mieux  encore  que  les 
coupes.  Ces  préparations  montrent  en  même  temps  les  rapports 
des  mèdullocelles  à l'état  de  noyaux  et  de  cellules,  tant  entre  elles 
qu'avec  la  matière  amorphe  et  les  vésicules  adipeuses  isolées,  et 
parfois  même  avec  des  capillaires. 

On  trouve  aussi  ces  rapports,  en  l’absence  de  toute  cellule  adi- 
peuse, dans  la  moelle  des  aréoles  sur  les  coupes  minces  des  os  en 
voie  de  développement.  Les  coupes  analogues  du  tissu  spongieux  des 
os  frais,  jeunes  ou  adultes,  bien  que  souvent  fragmentées,  montrent 
la  moelle  soit  rouge,  soit  adipeuse  directement  au  contact  des 
lamelles  et  des  trabécules  osseuses,  sans  interposition  d’aucune 
membrane. 

Ces  observations  doivent  être  faites  à l'aide  de  grossissements 
de  iüO  à 400  diamètres  successivement  appliqués  à la  même  pré- 
paration. 

765.  Dans  l'étude  des  tumeurs  dérivant  du  tism  médullaire  (tu- 
meurs myéloïdes),  on  procédera  comme  il  vient  d’ôtre  dit  (p.  525) 
pour  observer  : 

1°  1.ÆS tumeurs  formées  de  mèdullocelles  des  os  longs  etdes  os  plats, 
qui  sont  grises  ou  d'un  gris  rosé,  friables,  molles,  passant  souvent  à 
l'état  blanc  dit  enrépAniotde  par  addition  dégranulés  graisseux  inter- 
posésaux  éléments;  parfoiselles  sont  rouges,  noirâtres,  par  épanche- 
ments sanguins  nombreux  sans  réplétion  des  mèdullocelles  par  des 
grains d’hématosinc.  Ces  tumeurs  formées  par  des  mèdullocelles  de 
la  variété  noyau  surtout  sont  dites  parfois  à tort  adénoides  ou  lym- 
phdides,  par  suite  de  la  confusion  des  mèdullocelles  avec  les  leuco- 
cytes et  les  épithéliums  nucléaires  des  glamles  lymphatiques. 

2°  Les  tumeurs  à myéloplaxes  forment  un  tissu  spécial  et  nou- 
veau par  rapport  ù ceux  qui  rentoiirent,  sans  homonyme  dans  la 
classification  normale,  bien  que  composé  d'éléments  normaux,  que 
l'on  isole  aisément  par  dilacérations  et  qui  donnent  au  tissu  sa  cou- 
leur rouge  (ostéo-sarcome).  On  observera  les  marbrures  d'un  jaune 
orangé  causées  par  la  production  de  granules  graisseux.  Il  y a 
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quelquefois  des  épanchements  sanguins  dans  l'intérieur  mêlés  aux 
marbrures  jaunes,  avec  ramollissement  dans  le  voisinage.  On  ob- 
servera aussi  les  myéloplaxes  de  formes  variées,  hyp'ertrophiécs  ; la 
trame  lamineuse  et  à corps  fusiformes.  On  n'y  voit  pas  de  médullo- 
celles. 

On  peut  conserver  en  préparations  les  médullocelles  et  les 
myéloplaxes  dans  les  liquides  de  Pacini  destinés  aux  globules  du 
sang  (p.  576).  On  peut  aussi  les  colorer  par  la  teinture  ammoniacale 
de  carmin  et  les  conserver  assez  longtemps  dans  la  glycérine  pure 
ou  aqueuse  ou  mieux  dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  572). 

ART.  IV.  PRÉPARATIOM  DES  TISSDS  FIBREOX,  TENDIMBDX 

ET  iLASTIQDB. 

764.  Les  fibres  lamineuses  qui  composent  surtout  ces  tissus,  les 
nappes  et  les  faisceaux  proprement  dits,  entourés  ou  non  de  fibres 
élastiques  que  forment  ces  fibres,  seront  préparés  en  dilacérant  dans 
l'eau  de  petits  fragments  de  tels  ou  tels  organes  fibreux  enlevés 
avec  des  ciseaux  courbes  ou  avec  des  pinces  fines  et  des  ciseaux. 

La  dilacération  doit  être  prolongée  d'autant  plus  longtemps  que 
le  tissu  offre  plus  de  consistance,  en  raison  de  la  grande  adhérence 
les  unes  aux  autres  des  fibres  dans  les  ligaments,  les  disques  inter- 
articulaires, par  exemple,  les  produits  morbides  de  consistance 
analogue.  On  trouvera  les  fibres  ou  les  faisceaux  qu’elles  forment, 
d'autant  plus  nettement  isolés,  que  le  tissu  sera  plus  mou  et  qu'on 
examinera  des  portions  plus  transparentes  de  la  préparation.  Dans 
les  tissus  fibreux  très-consistants,  on  ne  voit  les  fibres  isolées  que 
dans  une  étendue  peu  considérable,  dans  le  voisinage  de  leurs 
bouts  rompus  au  bord  des  Fragments  du  tissu  dilacéré.  Au  delà, 
elles  ne  montrent  plus  qu'une  masse  de  fibres  parallèles  plus  ou 
moins  onduleuses,  empâtées  ou  non  dans  une  certaine  quantité  de 
substance  amorphe,  réunies  en  couches  ou  en  nappes  vers  les  bords 
ou  les  extrémités  desquelles  les  fibres  ne  sont  pas  ou  presque  pas 
isolées.  Après  avoir  nettement  disséqués  les  faisceaux,  on  les  exa- 
minera à l'aide  d'un  grossissement  de  400  à 500  diamètres  réels. 
On  déterminera  la  quantité  absolue  ou  relative  des  noyaux  inter- 
posés aux  fibres  en  les  traitant  par  l'acide  acétique,  ou  par  la 
glycérine  et  par  la  teinture  ammoniacale  de  carmin. 

Pour  examiner  le  volume,  la  forme,  la  disposition  réciproque  des 
faisceaux  et  des  cloisons  de  tissu  lamineux  interposées,  dans  les 


Digitized  by  Google 


628 


PRÉPARATION  DES  TUMEURS  FIBREUSES. 


tendons,  les  ligaments,  les  «iponcvroscs,  la  dure-mère,  la  scléro- 
tique, etc. ,011  fera  des  coupes  minces,  soit  longitudinales,  soit  per- 
pendiculaires à la  direction  des  fibres  qui,  placées  dans  l’eau  ou 
dans  la  glycérine  étendue,  seront  examinées  successivement  à des 
grossissements  de  60  à 400  diamètres.  Ces  coupes  peuvent  être 
faites  dans  le  tissu  frais  lorsqu’il  s’agit  des  disques  inter-verté- 
braux, des  ménisques  inter-articulaires  du  genou,  etc.  Dans  les 
autres  cas,  on  durcira  l’organe  par  la  dessiccation  ou  par  le  con- 
tact du  cliromate  de  potasse,  de  la  solution  chromique,  etc. 

Les  coupes  du  tissu  frais  pourront  être  rendues  transparentes, 
de  manière  à montrer  les  dispositions  des  fibres  élastiques  dans  les 
faisceaux  et  dans  les  cloisons,  en  chauffant  dans  uii  tulie  sur  la 
lampe  à alcool  ces  coupes  plongées  dans  l'eau  acidulée  avec  les 
acides  sulfurique  ou  tartrique,  fibres  que  ces  agents  n'attaquent  pas, 
tandis  qu'ils  rendent  les  autres  éléments  translucides.  (V.  p.  326.) 

C'est  aussi  le  moyen  employé  pour  voir  les  nerfs  et  même  les  ca- 
pillaires vides  ou  pleins  de  sang  qu’ils  accompagnent  dans  les  cloi- 
sons de  ces  organes.  (Sappey.) 

On  peut  aussi  ne  pratiquer  les  coupes  que  sur  des  fragments 
plus  ou  moins  gros  de  ces  tissus  préalablement  traités  de  la  sorte. 
Les  faisceaux  même  du  tissu  fibreux  deviennent  plus  transparenis 
que  les  cloisons  qui  contiennent  les  vaisseaux,  les  nerfs  et  ordinai- 
rement plus  de  fibres  élastiques  que  ceux-là.  Dans  les  cloisons,  les 
fibres  lamineuses  sont,  en  elfet,  devenues  molles  et  fondues  les  unes 
avec  les  autres. 

Il  est  très-important  de  faire  des  coupes  sur  les  disques  et  les 
corps  vertébraux,  etc.,  des  jeunes  sujets  et  sur  les  poissons  cartila- 
gineux, portant  à la  fois  sur  l’organe  fibreux  et  sur  la  jonction  .avec 
les  pièces  squelettiques,  tant  à l'état  frais  qu'après  dessiccation, 
pour  voir  le  mode  do  juxtaposition  de  deux  tissus  différents.  On 
en  réus.sit  parfois  qui  portent  sur  le  ligament  ou  le  tendon  et  une 
couche  d’os  assez  large  et  assez  mince  pour  que  ces  rapports  puis- 
sent y être  observés. 

On  rend  aux  coupes  des  tissus  secs  leur  transparence,  en  les  pla- 
çant dans  l’eau  pure  ou  glycérinée  ou  même  acidulée. 

La  glycérine  pure,  aqueuse  ou  alcoolisée,  la  gélatine  glycérinée, 
les  liquides  de  Pacini  et  autres  en  grand  nombre,  peuvent  servir  de 
liquide  conservateur  de  ces  coupes  pour  les  préparations  de  collec- 
tions. 

765.  C'est  comme  nous  venons  de  le  dire  plus  haut  (p.  627)  qu’on 
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devra  procéder  pour  préparer  Je  tissu  des  tumeur»  fibreute»  propre- 
ment dites,  avec  ou  sans  vaisseaux,  soit  blanclies  comme  le  tissu 
fibreux  ordinaire,  soit  d'aspect  cartilagineux  (derme,  séreuses,  etc.). 
On  observera  aussi  leur  état  jaunâtre  ou  phymatoîde,  survenant 
plus  ou  moins  rapidement  d'une  région  du  corps  à l'autre,  du 
centre  à la  circonférence , surtout  dans  l’encéphale , le  testi- 
cule, etc. , le  ramollissement  et  la  perte  de  vascularité  consécutifs. 
La  cause  de  cet  état  est  la  production  de  granules  graisseux  et  au- 
tres entre  les  éléments  ou  dans  leur  épaisseur. 

Les  tumeurs  fibro-coUoïde»  et  fibro-kystiques  se  préparent  aussi  de 
la  même  manière. 

Leur  génération  sur  place  par  hypergenèse  fibreuse  peut  être 
suivie,  dans  le  périoste,  par  exemple,  avec  production  de  myélo- 
plaxe»,  ainsi  que  dans  la  peau,  la  mamelle,  la  sclérotique,  etc. 

Dans  l'un  et  l’autre  cas,  il  y a ou  non  association  de  nodules 
ou  amas  de  cartilages  ayant  les  caractères  qu'il  a dans  l'état  em- 
bryonnaire ou  déjà  bien  développé.  Enfin,  la  paroi  fibreuse  des  kystes, 
d’enveloppe  des  corps  étrangers,  etc.,  la  structure  des  productions 
végétantes  et  autres,  fibreuses  ou  de  consistance  cartilagineuse 
des  anneaux  du  cœur  et  des  valvules,  la  structure  des  concrétions 
et  des  incrustations  de  ces  organes  se  préparent  également  comme 
nous  l’avons  indiqué  (p.  288,  327,  345  et  628). 

766.  Pour  étudier  le  li»»u  tendineux,  on  préparera  d'abord  les 
fibres  par  dilacération,  comme  s’il  s’agissait  du  tissu  lamineux. 
L’examen  des  faisceaux,  de  leurs  subdivisions  plus  ou  moins  incom 
piétés  et  des  cloisons  vasculaires  qui  les  séparent,  se  fera  sur  des 
coupes  tant  transversales  que  longitudinales  pratiquées  comme 
nous  venons  de  le  dire  à propos  du  tissu  fibreux.  Ces  coupes  (voy. 
p.  344  et  349)  seront  étudiées  sous  des  grossissements  de  50  à 
100  diamètres  pour  voir  la  forme,  le  volume,  les  rapports  récipro- 
ques de  ces  parties  et  les  capillaires  des  cloisons,  si  le  tendon  était 
injecté.  Quant  aux  faisceaux  primitifs  larges  de  2 à 4 centièmes 
de  millimètre  que  forment  les  fibrilles,  quant  à leurs  fines  fibres 
élastiques,  aux  minces  cloisons  qui  les  séparent  et  les  entourent 
comme  un  tube , et  que  les  acides  faibles  attaquent  moins  que  les 
fibrilles,  quant  à leurs  noyaux,  enfin,  on  ne  les  voit  bien  que  sous 
des  grossissements  de  300  à 550  diamètres. 

L’altération  causant  sur  les  tendons  l'état  dit  doigt  en  massue 
ou  à ressort,  ses  variétés  selon  son  siège  é l'extrémité  ou  sur  la 
longueur  du  tendon,  la  substance  grisâtre  amorphe,  grenue,  vas- 


Digilized  by  Google 


oso 


PRÉPARATIOS  DB  TISSU  ÉUSTIQUE. 


culaire  traversée  par  les  faisceau*  tendineux  qui  la  constituent , 
se  préparent  encore  comme  les  productions  dont  il  vient  d èire 

parlé.  . , 

767.  ÉlémenUi  et  lùsu  éUutiquei.  Ses  fibres  se  préparent  en  dila- 

cérant  de  petites  por- 

Pig,  165  *.  . 1 a • 

tions  du  ligament  cervi- 
cal postérieur,  des  liga- 
ments jaunes  des  arcs 
vertébraux,  de  la  por- 
tion extérieure  de  la  tu- 
nique élastique  des  artè- 
res, des  aponévroses  ab- 
dominales élastiques  des 
grands  quadrupèdes  (fig. 
165) , du  ligament  élas- 
tique de  la  phalange  on- 
guéale des  carnassiers, 
de  la  trame  de  l’endo- 
carde, etc.  On  voit  aussi^ 
celles  qui  sont  simples, 
llexueuses,  ou  plus  ou 
moins  anastomosées  dans 
l’épaisseur  des  tissus  la- 
raineux,  fibreux,  dermi- 
ques, etc.,  rendus  trans- 
parents par  les  acides 
ou  la  coction  dans  l’eau. 
l.eur  coloration , leurs 
anastomoses,  leur  résis- 
tance à la  plupart  des 
agents , rendent  facile 
leur  distinction  de  tou- 
tes les  autres  espèces 
d’élémenis. 

La  disposition  des  faisceaux,  leurs  rapports  entre  eux  et  avec  les 
autres  tissus  se  voient  sur  des  coupes  ordinairement  faciles  à pra- 


* Fragment  rte  Ukmi  -i‘l.isliquê  du  bu‘ur.  grossi  500  fois.  «.  b.  Fil>r(*  isolée  etrecmirhée. 
c»9.  l.arKPS  fibres  eu  lames  fenétrées.  d.  Autre  portion  offmiil  une  di>{>osiüon  atialocue. 
e,  f.  Fibres  décliin'es,  muntraiU  la  nature  des  nicisures  Irausvei-salcs,  que  |»orleiit 
parfois  les  flbrcÿ  élastiques  larges,  cliei  1rs  gi'ands  maiiiiniréres. 
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tiquer  dans  les  organes  énumérés  plus  haut  frais  ou  desséchés. 
On  peut  au  besoin  faire  bouillir  ces  coupes  dans  l'eau  acidulée  pour 
gonfler  et  rendre  transparents  les  éléments  des  cloisons  de  tissu 
lamineux  interposés  aux  faisceaux  élastiques.  C’est  ce  qu’il  est  né- 
cessaire de  faire  pour  bien  voir  les  rapports  des  fibres  élastiques 
de  la  tunique  moyenne  des  vaisseaux,  tant  entre  elles  qu’avec  celles 
de  la  tunique  externe  dans  les  artères  aortiques,  pulmonaires,  les 
veines  pulmonaire,  porte,  etc.  On  peut  aussi  n’exécuter  ces  coupes 
qu 'après  avoir  ainsi  traité  à chaud  des  morceaux  plus  ou  moins 
longs  des  artères. 

Les  préparations  de  ce  tissu  et  de  ses  éléments  fondamentaux 
peuvent  être  conservés  aisément  dans  la  plupart  des  liquides, 
tels  que  la  glycérine  pure,  alcoolisée  ou  acidulée,  etc.,  et  surtout 
dans  la  gélatine  glycérinée. 

ART.  V.  EXAMEN  DD  TISSU  ÉRECTILE,  DES  VEINES,  DES  ARTÈRES 

ET  AUTRES  CONDUITS. 

768.  Tissu  érectile.  — Pour  le  tissu  érectile,  divers  modes  de 
préparation  peuvent  être  mis  en  usage;  en  insufliant  de  l’air  dans 
un  organe  érectile  bien  développé,  comme  les  corps  caverneux  de 
l'homme,  et  en  laissant  sécher,  il  sera  facile  de  faire  des  coupes 
au  rasoir  ; mais  les  organes  érectiles  tels  que  le  clitoris,  la  verge 
des  petits  animaux,  la  crête  de  certains  oiseaux  se  prêtent  moins 
bien  à ce  procédé  ; pour  ceux-ci  on  cherchera  à remplir  les  aréoles 
avec  de  la  gélatine  colorée  que  l’on  injectera  tantôt  par  les  veioes, 
tantôt  par  les  artères.  En  liant  sur  un  animal  vivant  les  veines  qui 
émergent  d’un  organe  érectile,  on  réussit  à amener  la  distension 
des  vaisseaux  et  des  aréoles  par  le  sang  ; si,  profitant  de  la  turges- 
cence, on  place  une  forte  ligature  à la  racine  de  la  verge,  par 
exemple,  on  peut  sectionner  en  arrière  de  la  ligature  et  plonger 
la  pièce  dans  un  liquide  coagulant;  l’examen  se  poursuivra  comme 
d’ordinaire.  Ces  divers  moyens  permettent  d’étudier  la  forme  cl  la 
r.apacité  des  aréoles,  le  volume  et  la  longueur  des  trabécules,  mais 
ils  sont  très-imparfaits.  Nous  donnons  la  préférence  au  procédé 
suivant  ; Après  l’injection  fine  des  vaisseaux  de  l’organe,  on  tranche 
avec  les  ciseaux  (car  les  coupes  au  rasoir,  même  sur  les  pièces  dur- 
cies, sont  difficiles  et  ne  peuvent  guère  s’exécuter  avec  succès  que 
sur  les  pièces  insufflées,  puis  desséchées),  on  tranche,  disons-nous, 
une  portion  de  tissu,  on  la  fixe  sur  une  plaque  de  liège  avec  des  épin- 
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gles  Anes  qui  permettent  de  tendre  le  fragment,  de  dilater  les 
aréoles  et  d’isoler  les  trabécules.  On  traite  alors  par  le  carmin  et 
l'acide  acétique,  et  on  laisse  sécher;  dés  que  le  fragment  est  parfai- 
tement sec  on  été  les  épingles,  on  rogne  avec  un  rasoir  les  bords 
< qui  sont  toujours  irréguliers  et  épais,  il  ne  reste  plus  qu'à  faire 
choix  d'une  substance  conservatrice  qui  donne  en  même  temps  de 
la  transparence  ; la  glycérine  et  le  baume  du  Canada  conviennent 
également.  Ces  préparations  ne  donnent  pas  la  forme  exacte  des 
aréoles,  mais  elles  montrent  nettement  les  rapports  des  vaisseaux 
et  la  texture  des  trabécules.  On  procède  encore  ainsi  pour  étudier  la 
texture  des  tumeurs  érectiles.  (Voy.  encore  p.  73.) 

On  recherchera  rëpithèlium  qui  tapisse  les  trabécules  sur  des 
organes  très-frais  ; pour  cela,  après  avoir  poussé  dans  les  aréoles 
une  injection  de  nitrate  d'argent  au  500*,  on  excisera  quelques 
fragments  qui  seront  exposés  à la  lumière  et  examinés  dans  la  gly- 
cérine ; on  arrive  au  même  but  en  excisant  d'abord  quelques  trabé- 
cules qui  sont  placées  sur  une  plaque  de  verre  et  arrosées  de  la  so- 
lution argentique.  (Ch.  Legros.)  11  faut  ici  examiner  les  préparations 
sous  des  grossissements  de  300  à 500  diamètres. 

769.  Veines,  artères,  capillaires  et  autres  conduits. — Pour  étudier 
la  structure  des  veines  et  des  artères,  le  mieux  est  de  les  faire 
sécher  après  avoir  introduit  dans  leur  cavité  sans  trop  les  distendre 
un  cylindre  de  moelle  de  sureau  ou  de  bois  tendre,  qui  permet  en- 
suite de  faire  des  coupes  portant  à la  fois  sur  la  paroi  et  sur  le 
mandrin.  Ces  coupes  minces,  soit  transversales,  soit  longitudinales, 
sont  ensuite  placées  dans  l'eau  pure  ou  glycérinée  pour  leur  rendre 
leur  transparence.  Ensuite,  et  avant  de  les  couvrir  pour  les  étu- 
dier à des  grossissements  faibles  d'abord,  puis  de  plus  en  plus 
puissants,  on  en  sépare  autant  que  possible,  à l'aide  des  aiguilles  à 
manche,  les  portions  du  corps  étranger  central  qui  ont  pu  leur 
rester  adhérentes.  (Pour  leurs  épithéliums,  voy.  p.  671.) 

Pour  voir  la  distribution  des  fibres  élastiques  dans  les  diverses 
couches  de  ces  vaisseaux,  et  même  pour  faciliter  la  distinction  do 
certaines  de  ces  couches,  il  est  bon  parfois  de  faire  bouillir  la  coupe 
mince  dans  l'eau  sulfurique,  comme  nous  l'avons  dit  à propos  de.s 
tissus  précédents  (voy.  p.  327),  ou  même  d'agir  ainsi  avant  défaire 
les  coupes  sur  une  portion  du  conduit  rempli  par  un  mandrin  de 
bois,  de  moelle  de  sureau  ou  de  liège  fln. 

Quelquefois  et  surtout  pour  étudier  les  altérations  des  vaisseaux, 
il  est  nécessaire  de  faire  sécher  le  conduit  ouvert,  étalé  et  fixé  avec 
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des  épinf^lcs  sur  une  plaque  de  liège  ou  de  bois.  On  pratique  ensuite 
les  coupes  au  rasoir. 

Les  coupes  minces  rendues  transparentes  par  la  glycérine  et 
l’eau  doivent  être  co- 
lorées par  la  teinture 
de  carmin  pour  bien 
voir  les  noyaux  du 
tissu  lamineux  d’une 
parts  etceuxdesfibres- 
cellulesdc  l'autre.  Ces 
derniers  éléments  peu- 
vent être  parfois  isolés 
aisément  par  dilacé- 
ration sur  des  cou- 
pes ou  des  lambeaux 
d’artères  et  de  veines 
ayant  séjourné  quel- 
ques semaines  dans 
le  mélange  nitro-chlo- 
rhydrique.  (Voy.  page 
291.)  Les  fibres-cellu- 
les peuvent  être  vues 
et  isolées  dans  ces 
mêmes  conditionsplus 
nettement  encore  sur 
les  artérioles,  les  vei- 
nules et  les  gros  ca- 
pillaires, dans  les  tis- 
sus où  ils  sont  aisé- 
ment isolables,  sur- 
tout comme  les  cen- 
tres nerveux,  les  mus- 
cles, le  testicule,  etc. 

C'est  aussi  dans  ces 


tissus  que  l’on  cherchera  à voir  ces  petits  vaisseaux  à l’état  frais. 
Pour  cela,  il  suffit  d’extraire  avec  des  pinces  fines  ceux  que  l’on  voit 


* Cnpiliaires  <lc  1'*  rt  de  ^ variété  chargéa  de  granulations  graisseuses  en  plaques  ou 
amas  pris  sur  le  cadavre  d’im  sujet  trés<âgé  (.'idO  diainéln^s).  b,  e.  Suhdivisioti  du  capil- 
laire principal,  d.  Dilatatiuii  fusiforme  d'une  de  scs  branches,  e,  f,  g.  Formes  diverses 
des  plaques  do  granules  ;;raisseux.  k,  l.  Capillaires  des  plus  ^lotita.  Iteproduction  liélio- 
graphique,  par  Durand,  d'un  de  mes  dessins  (voy  aussi  flg.  8,  1GT>  et  1C8.) 
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encore  A l'œil  nu,  dans  l'encéphale,  la  moelle  et  la  rétine  particulière, 
ment.  On  les  débarrasse  ensuite  au  besoin,  dans  une  grosse  goutte 
d'eau,  avec  les  aiguilles,  du  tissu  nerveux  qu'ils  ont  entraîné,  et 
après  on  les  recouvre  delà  lame  mince.  Dans  ces  circonstances,  ainsi 
que  dans  divers  autres  tissus  mous,  normaux  ou  morbides,  dans 
les  cas  où  l'on  veut  préparer  ceux  qui  portent  en  quelque  point  des 
dilatations  ou  autres  lésions  (flg.  164),  il  faut  isoler  et  choisir  sous 
le  microscope  à dissection  le  conduit  voulu,  avant  de  mettre  le 
porte-objet  sur  la  préparation.  (Voy.  aussi  p.  aO,  lig.  8.) 

Celle-ci  sera  examinée  à des  grossissements  de  plus  en  plus  forts 
et  particuliérement  étudiée  à ceux  de  400  et  500  diamètres  pour 
distinguer  les  uns  des  autres  les  capillaires  à une,  deux  et  trois  tu- 
niques. Les  mouvements  d'élévation  et  d'abaissement  exécutés  A 
l'aide  de  la  vis  micromélrique  feront  distinguer  l'ordre  dans  lequel 
ces  couches  sont  superposées  et  si  la  cavité  du  vaisseau  contient 
des  éléments  anatomiques.  Il  ne  faut  jamais  oublier  dans  cette 
étude  qu'il  s'agit  là  de  cylindres  creux  plus  ou  moins  aplatis  par  la 
pression  du  couvre-objet,  dans  les  parois  desquels  les  éléments  ont 
un  aspect  sensiblement  différent  selon  qu'ils  sont  vus  sur  le  milieu 
ou  sur  les  bords  du  cylindre.  Cela  est  surtout  important  dans 
l'examen  des'  pièces  traitées  par  l'acide  acétique  ou  la  teinture  de 
carmin  pour  voir  les  fibres-cellules  circulaires  ou  mieux  leurs 
noyaux  allongés,  dirigés  transversalement  par  rapport  à l'axe  du 
conduit,  pour  voir  aussi  les  noyaux  longitudinaux  de  la  couche 
épithéliale  propre  sous-jacente.  La  couche  plus  ou  moins  riche  en 
fibres  élastiques  anastomosées  ou  non,  extérieure  aux  fibres-cellules, 
présente  aussi  des  différences  sensibles  selon  qu'on  observe  le  mi- 
lieu ou  les  contours  du  cylindre  vu  par  lumière  transmise.  (Pour  les 
épithéliums  des  capillaires,  voy.  p.  40,  ôlO  et  ci-après  p.  681.) 

Sur  les  vertébrés  et  les  mollusques  on  trouve  souvent  les  capil- 
laires tout  préparés  et  bien  visibles  dans  les  préparations  des 
tissus  naturellement  transparents  ou  rendus  tels  par  divers  agents. 

On  conserve  très-bien  les  capillaires  et  les  autres  vaisseaux 
dans  les  5*  et  5*  liquides  d'Urdoficz,  dans  la  glycérine  à laquelle 
on  a ajouté  un  peu  d'acide  acétique,  ainsi  que  dans  les  liquides  de 
Pacini,  et  surtout  dans  la  gélatine  glycérinëe  (page  374). 

770.  Nous  avons  vu  plus  haut  déjà  (p.  73  et  65‘i),  comment  on  pré- 
pare et  examine  les  tumeurs  érectiles,  dont  le  début  a lieu  comme 
dans  toutes  les  taches  rouges  cutanées,  par  des  capillaires  qui  de- 
viennent gros  et  tortueux  en  conservant  leur  structure  de  capillaires 
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les  plus  Ans  au  lieu  de  modifier  leur  volume  et  leur  structure  cor- 
rélativement comme  à l’état  normal.  On  observe  alors  la  coexistence 
d’une  hypergcnése  du  tissu  lamiueux  ambiant  et  de  modilications 
consécutives  atrophiques,  etc.,  dons  le  foie  et  les  muscles  chez  les 
vieillards. 

Les  ectasies  ou  dilatations,  variqueuses,  ampullaires,  etc.,  du 
cerveau,  de  la  moelle  (fig.  105),  peuvent  être  préparées  sans  injec- 


Fig.  t67 


tiens,  comme  les  vaisseaux  des  tumeurs  érectiles,  soit  par  simple 
dilacération,  soit  on  portant  sous  le  microscope  à dissection  quel- 
ques parties  des  tissus  dans  lesquelles  on  soupçonne  leur  existence,  • 
ou  dans  lesquelles  on  les  a entrevues  ù la  loupe,  pour  isoler  les 
vaisseaux  qui  les  portent  et  les  examiner  à un  grossissement  plus 
fort  (fig.  100,  p.  056  et  fig.  108,  p.  642). 

Dans  les  parois  artérielles,  ou  constatera  les  mêmes  dépêts  ou 
incrustations  des  granules  graisseux  que  dans  les  capillaires.  Ici, 
elles  influent  sur  les  propriétés  physiques  seulement,  sur  l’élasti- 
cité surtout.  Dans  les  capillaires,  leur  influence  s’étend  aux  actes 
endosmo-exosmotiques  de  leurs  parois,  nécessaires  à la  nutrition. 


* CapiUairi‘  prt»  dans  la  partie  congestiumiêe . entourant  un  ramollissement  cérébral 
et  portant  des  dilatations  visibles  à'  l'uiil  nu.  Grossissement  de  diamètres  environ. 
a.  Dilnlalion  latérale,  b.  f'apillaire  lart;e  de  1 dixiéme  de  milUrnrtre.  c.  â,  e.  .Viilrcs 
capillaires  de  volume  analo^'iie  ou  plus  petits,  f,  g,  h,  i,  j.  Dilatations  presque  toutes 
latéraU's.  de  formes  diverses  sur  lestjuelles  les  parois  vasculaires  montrent  des  amas 
plus  ou  moins  volumineux  de  granulations  graisseuses. 
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HW.  ^ Capiltain^^  du  corps  siri<^  droit  chez  un  homme  de  soixante-huit  ans,  mort 
d‘un  l'panchement  ct^tvliral  sciant  pntduil  dans  le  corps  strié.  p,ç,h,  capiltaire  assez 
Rros  pour  être  apen  evahie  à rietl  nu.  parce  nue  les  Kraniitaliuns  Rraisseuses  accumulées 
dans  l’êpaisseiir  de  ses  parojs  l'avaient  rendu  o|taqiie,  hlanchélrô.  a.b.c.d.  altération 
encore  |M‘ti  avancée  d.iii»  les  pelils  rapillaires.  r.f,ÿ,h.  Divers  modes  d'accumulation  des 
granules  graisseux  dans  les  |»an>is  des  capillaires.  amas  de  granulations  faisant 

saillie  au  dehors  ou  dans  la  cavité  «lu  vaisseau,  n,  o,  granulations  voimniiicuses  de 
gr.us^es  ou  goulU's  huileuses,  rapprochées  ou  éparses,  dans  l'épaisseur  des  parois  du 
vaisseau  capillaire.  (Voy.  aussi  p.  G4i,  üg.  tCH.| 
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aux  sécrétions,  etc.  ; diverses  lésions,  attribuées  à des  embolies 
capillaires,  sont  ducs  à l'impossibilité  des  échanges  nutritifs  dans 
une  plus  ou  moins  grande  étendue  d'un  tissu  dont  les  vaisseaux 
offrent  ces  altérations. 

La  production  des  concrétions  athéromateuses  dans  les  petites 
artères  encore  dépourvues  de  vasa-vasorum,  et  leur  absence  tant 
dans  les  veinules  accolées  à celles-ci  que  dans  les  autres  veines 
atteintes  ou  non  de  phlébite,  montre  que  l'inflammation  n’est  pas 
la  cause  de  cette  production,  que  cette  production  tient  à un  trouble 
nutritif,  sénile  ou  .accidentel,  propre  au  tissu  artériel. 

On  préparera  de  la  même  manière  les  concrétions  calcaires  arté- 
rielles pour  les  traiter  par  les  réactifs  comme  il  a été  dit. 

Dans  les  cas  d'artérite,  do  ramollissement  artériel,  on  cherchera 
par  des  coupes  transversales  s’il  y a envahissement  du  tissu  lami- 
neux  et  dos  noyaux  de  l'adventice  dans  la  tunique  élastique,  avec 
résorption  de  celle-ci,  et  parfois  aussi  dans  les  cas  d’altération 
graisseuse. 

Tissu  et  éléments  nerveux  périphériques  et  cérébro-spinal. 

771.  Vérinèvre.  Les  procédés  à suivre  pour  la  préparation  du 
périnôvre  sont  des  plus  simples.  Dans  les  parties  des  nerfs  où  il 
entoure  des  faisceaux  primitifs  visibles  à l'oeil  nu,  il  sultit  d'isolcr 
autant  que  possible  l’un  de  ceux-ci  du  névrilémn,  et  d’en  couper 
alors  un  fragment  long  de  1 à 5 mllimétres.  A l’aide  de  pressions 
convenablement  exercées  avec  des  aiguilles  sur  le  fragment,  et  de 
tractions  fhites  en  tâtonnant  surTune  de  scs  extrémités,  on  parvient 
facilement  à retirer  complètement  le  pinceau  de  tubes  nerveux, 
accompagné  de  quelques  fibres  de  tissu  cellulaire.  On  opère  de 
môme  quand  il  s’agit  de  très-petits  faisceaux  nerveux  qu’on  a préa- 
lablement. disséqués  avec  soin.  Le  périnôvre  est  alors  débarrassé 
encore,  autant  que  possible,  des  fibres  de  ce  genre  qui  restent 
autour  de  lui.  11  suffit  ensuite  de  porter  la  préparation  sous  le 
microscope,  après  l’avoir  recouverte  d’une  lame  de  verre.  Avec  un 
peu  d’habitude,  l’œil  nu  distingue  déjà  le  périnèvre  du  tissu  lami- 
iicux  ambiant  gonflé  par  l’eau,  en  ce  que  celui-ci  prend  une  teinte 
blanche,  et  l’autre  reste  grisâtre,  pâle,  demi-transparent.  Il  faut, 
pour  cela,  que  la  préparation  soit  placée  sur  un  fond  noir.  Sou- 
vent, dans  les  dernières  dilacérations,  il  arrive  de  déchirer  le  tube, 
et  on  n’en  voit  que  les  lambeaux  plus  ou  moins  larges.  Dans 
l’épaisseur  des  tissus  où  le  périnèvre  n’entoure  qu’un  ou  deux 
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tubes,  la  préparation  est  la  même  que  celle  qui  a pour  but  de 
chercher  à montrer  le  mode  de  terminaison  des  nerfs;  alors  on 
ne  peut  pas  le  séparer  de  ces  derniers,  mais  on  l’en  distingue 
facilement  par  la  netteté  de  ses  contours,  les  bosselures  qu’il  forme 
souvent,  surtout  chez  les  reptiles,  les  batraciens  et  les  poissons.  Sur 
les  nerfs  du  fœtus  encore  à l’état  dit  de  fibres  de  Remak,  on  ne  le 
sépare  que  très-difficilement  aussi  des  faisceaux  nerveux  qu’il  cir- 
conscrit très-exactement,  mais  on  distingue  ses  contours  et  parfois 
les  plis  qu’il  forme. 

LesdilTércncesde  l’action  des  composés  chimiques  sur  lui  et  sur 

le  tissu  lamineux  am- 
biant formant  le  névri- 
lème  permettent  de  le 
distinguer  aisément  des 
nappes  et  des  faisceaux 
de  celui-ci. 

772.  Quant  aux  tubes 
nerveux  eux-mêmes,  ils 
se  préparent  de  la  même 
manière , seulement  on 
prend  à part  le  pinceau 
ou  fascicule  de  tubes 
blancs,  et  on  dissocie 
ces  derniers  dans  l'eau 
pure,  dans  une  sérosité 
limpide  ou  dans  l’eau 
albumineuse.  On  les 
examine  à l’aide  d’un 
grossissement  de  400  à 
.500  diamètres. 

On  cherchera  à voir 
quelle  est  la  proportion 
des  tuhes  larges  et  des 
tubes  minces.  On  dis- 
Fig.  ic^  •.  tingnera  la  paroi  pro- 


' <t  b (■  Faisoedtt  de  lobes  nerveux  du  grand  sjmiialhique.  a,  b.  Tubes  nerveux 
minces  au  milieu  des  Obrea  de  Remak  (l«).  c.  F.bre  de  Remak  Isolée,  montrant  des 
nnvaux  (d).  f,  g,  h.  Tube  nerveux  large  isolé,  montrant  le  cylindre-axe  (e)  et  s.i  paroi 
propre  dans  les  points  d’aâ  la  myéline  est  repoussée,  r.  «,  k,  est  un  lulie  nerveux  du  cer- 
veau sans  paroi  pivprc,  montrant  en  i le  cylindre-axe  qui  n est  lourc  de  myeline 
quVn  k.  do  .WO 
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pre  el  le  contenu  sur  les  tubes,  dont  la  compression  a repoussé  ce. 
dernier  par  places.  Parfois,  en  ces  points,  on  verra  le  cylindre-axe. 
Pour  rechercher  ce  dernier,  on  choisira  de  préférence  des  faisceaux 
de  tubes  pris  dans  les  racines  nerveuses  spinales  antérieures  ou 
postérieures,  chez  les  mammifères  du  moins. 

Sur  les  jeunes  sujets,  on  cherchera  à voir  si  elle  offre  encore  des 
noyaux  d’espace  en  espace.  C’est  particuliérement  sur  les  tubes  durcis 
dans  l’alcool,  ou  mieux  dans  l’acide  azotique  étendu  et  brisés  qu’on 
verra  le  cylindre-axe  sortir  des  extrémités  rompues  pendant  que  le 
contenu  graisseux  plus  ou  moins  fendillé  se  dissocie  en  fragments. 

Sur  les  tubes  frais,  on  étudiera  la  manière  dont  ce  dernier  s’é- 
panche en  couches  striées  et  en  gouttes,  emboîtées  ou  non  les  unes 
dans  les  autres  et  réfractant  la  lumière  de  manière  à présenter  un 
double  contour  circulaire  analogue  à celui  qui  marque  l’épaisseur 
de  ce  contenu  autour  du  cylindre-axe  dans  les  tubes  (lig.  167.  h.) 

Sur  les  tubes  des  centres  nerveux  pris  dans  les  diverses  parties 
blanches  et  dissociés  doucement,  on  étudiera  les  mêmes  particula- 
rités qui  sont  plus  prononcées  encore.  On  remarquera  le  plus  ou 
moins  de  varicosités  des  tubes,  selon  l’état  frais  ou  déjà  un  peu 
altéré  du  tissu,  les  différences  de  largeur  de  ceux-ci  et  du  cylin- 
dre-axe d’une  région  à l’autre  de  l’encéphale.  Ce  dernier  se  voit 
aisément  ici,  tandis  que  la  paroi  extérieure,  mince,  hyaline,  des 
tubes  périphériques,  manque  tout  à fait.  On  pourra  colorer  en  rose 
le  cylindre-axe  à l’aide  de  la  teinture  de  carmin. 

Dans  ces  préparations,  l’on  observera  les  nombreuses  variétés 
des  formes  et  des  dimensions  de  la  myéline  ou  couche  de  substance 
blanche  graisseuse  des  tubes  nerveux  dont  il  vient  déjà  d’étre  ques- 
tion. Ces  gouttes  sont  également  circulaires  ou  à contour  sinueux, 
et  se  déforment  parfois  sous  les  yeux  de  l’observateur  (v.  p.  560); 
elles  sont  emboîtées  ou  non  les  unes  dans  les  autres.  Au  bout  des 
tubes  rompus,  la  substance  s’étale  parfois  en  éventail  dans  l'eau  de 
la  préparation,  sous  forme  de  mince  couche  striée,  comme  le  fait 
l'huile  à la  surface  de  l’eau. 

775.  Pour  étudier  à l’étal  frais  la  matière  amorphe,  finement 
grenue,  de  la  substance  grise  cérébro-spinale,  les  myélocytes  et  les 
cellules  nerveuses  multipolaires,  on  disséquera,  comme  on  vient  de 
l’indiquer  d-dessus,  de  petits  fragments  pris  eu  divers  points  suc- 
cessivement de  ce  tissu.  Ou  les  observera  aussi  sous  les  mêmes 
grossissements;  toutefois,  il  sera  utile  de  chercher  d'abord  les 
cellules  multipolaires  avec  un  objectif  plus  faible. 
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Il  importe,  dans  cette  élude,  surtout  dans  celle  des  coupes  du 
tissu  durci  par  l'alcool,  dont  il  sera  question  plus  loin,  de  consta- 
ter, d’après  le  procédé  dellenlu  etMerckel,  comment  la  solution  de 
potasse  gonfle  et  rend  homogène  le  tissu  lamineux  de  la  pie-mère, 
qui  reprend  son  aspect  premier  quand  on  réajoute  de  l'eau,  tandis 
que  la  matière  amorphe  grise  cérébrale  voisine  est  complètement 
dissoute  par  ce  lavage. 

Les  commençants  feront  bien  de  prendre  en  premier  lieu  la  sub- 
stance grise  du  cervelet  près  de  sa  jonction  avec  la  substance 
blanche  ; celle  du  corps  frangé,  des  olives,  du  locut  niger,  des  corps 
striés,  des  cornes  antérieures  de  la  moelle,  surtout  sur  le  bœuf, 
pour  passer  ensuite  aux  autres  parties  grises  dont  les  cellules  plus 
petites  sont  plus  difflciles  è trouver  et  à isoler.  En  laissant  le  tissu 
dissocié  pendant  quelques  heures  au  contact  de  la  teinture  de  car- 
min glycérinéc  ou  non,  les  cellules  et  les  cylindres-axes  ramifiés 
qui  en  partent  se  colorent  assez  fortement  et  leur  examen  devient 
plus  facile. 

li’isolement  des  cellules  est  facilité  (juand  on  pratique  la  dilacé- 
ration du  tissu  frais  dans  de  l'eau  contenant  une  partie  d’acide 
chromique  pour  3,000  de  liquide.  (Grandry.)  On  peut  rendre  la 
substance  des  cellules  plus  faciles  & voir  et  à contours  plus  nets 
en  ajoutant  à la  préparation  ainsi  faite  ou  autrement  une  ou  deux 
gouttes  de  la  solution  de  bichromate  de  potasse.  (Pour  la  manière 
dont  on  obtient  la  disposition  striée  des  cellules  et  du  cylindre-axe 
à l’aide  des  solutions  argentiques,  voy.  plus  haut,  p.  310  à 312.) 

De  légers  chocs  ou  des  pressions  alternatives  sur  les  côtés  du 
couvre-objel  amènent  souvent  un  isolement  complet  hors  des  amas 
de  matière  amorphe  de  ces  cellules  et  de  ces  prolongements  sur 
une  grande  étendue,  quand  ils  ne  sont  qu'en  partie  dégagés  par  la 
dilacération  du  tissu  frais. 

Quant  aux  concrétions  dites  corpg  amyloïdes,  qu’il  faut  se 
garder  de  confondre  avec  les  petits  calculs  prostatiques  (voy.  plus 
haut,  p.  577),  on  les  cherchera  dans  do  petits  fragments  de  la  sub- 
stance du  plancher  du  quatrième  ventricule  de  la  surface  des  corps 
striés,  dans  le  voisinage  du  tœnia  semi-eircularis  surtout.  On  disso- 
ciera ces  fragments  par  dilacération  et  par  écrasement  dans  l’eau 
ou  dans  l’acide  sulfurique,  auquel  on  ajoutera  ensuite  la  teinture 
d'iode.  On  fera  bien  de  chercher  à les  voir  dans  l’eau  simplement 
avant  de  les  traiter  par  ces  agents.  Leur  consistance,  leurs  réac- 
tions, leur  pouvoir  réfringent,  devront  être  étudiés  avec  soin,  pour 
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éviter  de  les  eonfondre  avec  les  {joutfes  graisseuses  libres  (lig.  170, 
|j.  642)  incluses  dans  les  parois  des  capillaiies  encéphalifjucs  deve- 
nus athéromateux. 

Souvent,  en  faisant  ces  diverses  préparations,  on  aura  occasion 
de  trouver  des  capillaires  isolés  convenablement  pour  que  l'étude 
en  soit  faite  et  entourées  ou  non  de  leur  gaine  lymphatique. 

774.  Pour  étudier  les  éléments  neneux  des  filets  gris  du  nerf 
grand  sympathique,  on  en  prend  de  courts  fragments,  après  les 
avoir  bien  isolés  par  une  dissection  attentive,  et  on  les  dilacère 
lentement  et  le  plus  possible  dans  une  goutte  d’eau  pure  ou  encore 
légèrement  alcoolisée  ou  additionnée  d'un  peu  de  solution  de 
chromate  de  potasse.  On  cherche  alors,  sous  un  grossissement  de 
500  diamètres,  é voir  ces  éléments  nerveux  ou  fibres  de  Itemak, 
aplatis,  larges  de  4 à 5 millièmes  de  millimètre,  avec  des  noyaux 
allongés  d’espace  en  espace  (lig.  160,  p.  638),  bien  moins  pâlis  et 
gonflés  par  l’acide  acétique  que  les  fibres  lamineuses  ambiantes. 

Souvent  on  les  trouvera  autour  ou  à côté  de  tubes  nerveux  pro- 
prement dit  qu’ils  entouraient,  souvent  encore  accolés  au  nombre 
de  deux  un  un  plus  grand  nombre,  et  toujours  difficiles  à isoler 
complètement,  sur  une  grande  étendue  du  moins,  ce  qui  rend  leur 
étude  difficile. 

On  ajoutera  â celte  étude  rexarneu  des  éléments  des  nerfs  scia- 
tique, radial  ou  autre  encore  gris  pris  sur  des  fœtus. 

On  les  prépare  do  la  même  manière  ; ils  offrent  les  caractères 
des  précédents,  mais  sont  plus  faciles  à isoler,  et  montrent  certains 
d’entre  eux  en  voie  d’arriver  â l’état  de  tube  par  production  de 
myéline  â leur  intérieur.  Celle-ci  se  reconnaît  à son  fort  pouvoir 
réfringent,  et  les  filaments  qui  la  renferment  sont  â divers  degrés 
plus  gros  que  les  autres  qui  les  entourent  (lig.  169,  a,  b). 

775.  La  meilleure  manière  d’étudier  la  texture  ou  arrangement 
réel  des  tubes  et  autres  éléments  dans  le  tissu  des  nerfs  proprement 
dits,  consiste  à pratiquer  des  coupes  minces  sur  des  nerfs  congelés, 
d’après  la  méthode  de  Roudanowski,  et  préparés  aussi  cc^mme  il  a 
été  dit  plus  haut  {pages  303,  325  et  550). 

Les  coupes  transversales  des  nerfs  montrent  leurs  tubes  penta- 
gonaux ou  hexagonaux  par  juxtaposition. 

Les  tubes  nerveux  sont  formés  d’une  tunique  propre  {membrane 
limitante  (le  Valentin,  gaine  de  Schwann,  <jalne  primitive).  Sur  cette 
tunique,  on  voit  les  cellules  ou  corps  fibro-plastiques  du  tissu  con- 
nectif disposés  en  séries  longitudinales , et  anastomosés  ou  non 

C Ront^.  — Microscope. 
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par  leurs  prolongements  fibrillaires.  Il  y a parfois  des  fibres  lami- 
neuses  du  couches  en  faisceaux  entre  les  tubes. 

Les  limites  des  tubes  sont  bien  apparentes  dans  les  pièces  trai- 
tées par  la  cochenille  et  l’acide  acétique.  Ces  réactifs  pâlissent  les 
cellules  fibro-plastiques  recouvrant  la  gaine  primitive,  aussi  les 
contours  des  tubes  deviennent  trés-ncts.  Pai-  contre,  en  colorant  la 
pièce  avec  l’aniline,  on  rend  ces  éléments  très-apparents,  et  les 
contours  des  tubes  sont  beaucoup  moins  visibles.  (Houdanowski.) 

Les  tubes  nerveux  s’accolent  les  uns  aux  autres,  et  à quelques 
capillaires  visibles  sur  les  pièces  injectées  seulement  pour  for- 
mer des  faisceaux,  entoures  eux-mémes  du  périnévre  et  réunis 
par  le  névrilème.  Les  tubes  nerveux  d’un  même  faisceau,  en  s’ac- 
colant l'un  à l’autre,  laissent  entre  eux  des  espaces  intcrtubulaircs 
comblés  par  des  fibres  lamineuscs  et  des  capillaires. 

Le  cylinder-axis  se  présente  sous  forme  d’une  fibre,  placée  au 
centre  de  chaque  tube  et  entourée  par  la  myéline,  laquelle  donne 
leur  couleur  blanche  aux  nerfs  et  à la  substance  blanche  de  la 
moelle  et  de  l’encéphale.  Sur  les  coupes,  il  se  montre  au  milieu 
de  la  myéline  sous  forme  de  petit  prisme  anguleux.  On  peut  aper- 
cevoir le  cylinder-axis  à travers  les  parois  du  tube  nerveux,  après 
avoir  traité  la  préparation  par  l’aniline  (Frey)  ou  par  la  coi:henille. 
L’aniline  ne  colore  pas  la  myéline.  Quelquefois  on  trouve  des  tubes 
nerveux  dont  les  cylinder-axi^  sont  llexueux. 

Les  tubes  larges  sont  déjà  visibles  à un  grossissement  de  50 
diamètres,  et  mesurent,  les  uns  0“"",0265  de  diamètre,  les  autres 
0““,0I65;  les  tubes  grêles,  visibles  à un  grossissement  de  300, 
et  ont  les  uns0““",0132,  les  autres  0“'°,0033  de  diamètre.  Le  dia- 
mètre d’un  tube  est  en  rapport  avec  les  dimensions  de  la  cellule 
d’origine  centrale  de  laquelle  il  vient. 

Il  est  facile  de  dilacércr  les  nerfs  spinaux  avec  les  aiguilles,  ce 
qui  n’est  pas  le  cas  de  certains  nerfs  crâniens.  De  celte  façon  l’on 
obtient  divers  aspectS)  dus  à la  déchinire,  à la  rupture  des  tubes 
nerveux,  à l’issue  de  la  myéline  qui,  en  's’échappant  des  tubes, 
forme  diverses  figures,  toujours  limitées  par  un  double  contour. 
Les  tubes  variqueux  ont  une  même  origine  artificielle;  il  en  est  de 
mémo  quand  la  myéline  se  présente  dans  l’intérieur  des  tubes  sous 
forme  de  granulations  disposées  en  séries. 

A l’état  frais  tous  les  tubes  nerveux  primitifs  se  montrent  limités 
par  un  double  contour.  La  distinction  qu’on  a faite  de  tubes  ner- 
veux à double  contour  et  à simple  contour  est  inexacte. 
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Cba(|tic  nerf  est  composé  d’iin  ou  de  plusieurs  faisceaux  de  lulies 
nerveux  réunis  par  le  névrilénie.  La  disposition  et  la  nature  de  ces 
faisceaux,  et  <les  tubes  qui  les  composent,  varient  dans  les  racines 
antérieures  et  dans  les  racines  postérieures  des  nerfs  spinaux. 

Les  racines  antérieures  ou  motrices  sont  formées  surtout  de  tubes 
larges,  groupés  en  faisceaux.  Les  racines  postérieures  ou  sensitives 
renferment  les  divers  tubes  que  nous  avons  signalés,  avec  prédo- 
minance des  tubes  grêles,  groupés  en  faisceaux  distincts. 

Dans  les  racines  antérieures  on  trouve  pourtant  quelques  faisceaux 
semblables  à ceux  des  racines  postérieures,  mais  ils  restent  toujours 
isolés  des  autres. 

Des  coupes  transversales  et  longitudinales  ou  obliques  montrant 
ces"  particularités,  peuvent  aussi  être  faites  en  prenant  des  nerfs 
blancs  ou  gris  et  les  ganglions  spinaux,  crâniens  et  sympathiques 
plongés  encore  frais  dans  l'alcool  concentré,  dans  l’acide  chro- 
mique,  le  chromate  de  potasse  (voy.  page  300  et  suiv.),  ou  le  li- 
quide de  Mül  1er  jusqu 'a  durcissement  convenable.  Mais  la  forme  pris- 
matique des  tubes  ne  se  voit  plus  toujours  aussi  nettement. 

Ces  coupes  peuvent  être  faites  directement  au  rasoir,  ou  en  lais- 
sant le  nerf  entouré  des  tissus  ambiants,  ou  en  le  plaçant  dans 
les  instruments  destinés  ù régler  l'exécution  des  coupes  (voy. 
pages  2iti  à 257). 

On  peut  conserver  les  tranches  minces  dans  la  glycérine  pure 
ou  mêlée  d’acide  acétique,  qui  donnent  plus  de  transparence 
à ces  tissus.  On  peut  aussi  les  mettre  dans  la  gélatine  glycé- 
rinée  (voy.  pages  372),  ou  les  préparer  à la  térébenthine  du  Ca- 
nada, comme  les  coupes  de  la  moelle  et  des  centres  cérébraux  dont 
il  sera  question  plus  loin. 

776.  Sur  les  coupes  des  racines  et  dos  nerfs,  on  remarquera,  en 
outre,  les  faits  de  l’ordre  des  suivants.  Dans  la  queue  de  cheval, 
on  verra  les  faisceaux  primitifs  composés  aux  trois  quarts  environ 
de  tubes  larges  immédiatement  contigus,  et  pour  un  quart  à un  tiers 
de  tubes  minces  ayant  un  cylindre-axe  très-petit. 

Dans  les  racines  antérieures,  les  tubes  minces  sont,  en  général, 
dispersés  parmi  les  gros  et  non  disposés  en  faisceaux  distincts, 
comme  dans  les  racines  postérieures  ; toutefois,  dans  les  racines 
antérieures  dorsales,  ils  sont  disposés  en  petits  faisceaux  ou  grou- 
pes distincts. 

Dans  les  coupes  des  nerfs  crural,  radial,  etc.,  on  trouvera  les 
faisceaux  primitifs  composés  de  même  ; toutefois,  quelques  fais- 
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cpaux  primitifs  sont  entièrement  composés  de  tubes  minces,  et 
sont,  comme  les  autres,  entourés  du  périnèvre.  Dans  le  moteur 
oculaire  commun,  il  n’y  a pas,  ou  presque  pas , de  tubes  minces. 

Dans  le  névrilème  de  beaucoup  de  cordons  nerveux,  on  trouve 
quelques  rares  faisceaux  primitifs  séparés  du  cordon  principal  et 
composés  seulement  de  trois,  quatre  ou  cinq  tubes  nerveux  soit 
larges,  soit  minces,  qui  sont  probablement  les  neni-nervorum  de 
quelques  auteurs. 

Hans  le  pneumogastrique,  on  verra  les  tubes  réunis  en  faisceaux 
primitifs  pourvus  d’un  périnévre,  et  réunis  en  gros  faisceaux  secon- 
daires que  séparent  dos  cloisons  lamincuses  du  névrilème.  Ces 
faisceaux,  formés  surtout  de  tubes  minces,  contiennent  un  tube 
large  pour  dix  tubes  minces  environ  chez  riioinmc,  et  pour  quinze 
à vingt  sur  le  bœuf.  Entre  les  faisceaux  primitifs,  on  trouve  quel- 
ques cellules  ganglionnaires  dans  le  voisinage  du  ganglion  d’An- 
dersh. 

Les  cordons  blancs  du  grand  sympathique  sont  composés  de 
fai.sceaux  primitifs  dans  chacun  desquels  il  y a environ  de  deux  à 
dix  tubes  larges  seulement,  et  le  reste  est  formé  de  tubes  minces; 
quelques-uns  de  ces  faisceaux  primitifs  montrent  des  cellules  ner- 
veuses entre  les  tubes,  même  assez  loin  des  ganglions,  'fous  ont  un 
périnèvre. 

777.  On  procédera  comme  il  a été  dit  plus  haut  (pages  643et  648), 
pour  étudier  : 1"  le  passage  de  la  substance  médullaire  propre  des 
tubes  à l’état  granuleux  après  leur  section,  etc.  (mais  il  n’y  a pas  là  un 
dépôt  de  graisse  venue  du  dehors  ou  transformation  graisseuse,  ou 
passage  à l’état  graisseux,  comme  on  le  dit  à tort)  ; puis  leur  amin- 
cissement graduel  par  atrophie  des  tubes  ; 2“  le  névrome  torulcux 
ou  vermiculaire  par  hypertrophie  du  uévriléine  autour  des  plus  fins 
faisceaux  et  le  passage  à l’état  grenu  du  périnèvre  épaissi  observé 
(au  périnée,  au  cuir  chevelu,  au  prépuce,  etc.);  3“  le  passage  sénile 
et  morbide  du  périnèvre  à l’état  granuleux. 

On  procédera  comme  pour  l’examen  des  produits  morbides  signa- 
lés précédemment  (pages  621  et  622),  lorsqu’il  s’agira  d’étudier  ; 

1°  Les  tumeurs  fibreuses  sous-cutanées  ou  névromes  ; 

2"  Les  tumeurs  embryoplasliques  des  nerfs  profonds  avec  écarte- 
ment des  faisceaux  primitifs  ; 

3°  La  génération  hétérotopique  de  masses  épithéliales  papilli- 
formes  ou  non,  à épithélium  prismatiques  ou  autre,  de  masses 
glandulaires  à tubes  propres,  avec  épithéliums  (bétéradéniques). 
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entre  les  tubes  même,  dans  la  cavité  du  périnèvre,  ou  entre  les 
faisceaux  priiriitifs  des  nerfs. 

778.  Pour  préparer  les  ganglions  nerveux  sympathiques  et  céré- 
bro-rachidiens, on  prendra  d'abord  ceux  des  poissons  dans  le  but 
d'isoler  les  cellules  nerveuses,  voir  leurs  rapports  avec  les  tubes  et 
la  constitution  de  leur  paroi,  de  leur  contenu,  etc.,  parce  que  leur 
isolement  par  dilacération  est  facile. 

Il  n’en  est  plus  de  même  de  celui  des  autres  vertébrés  (lîg.  171) 

et  de  beaucoup  d’in- 
vertébrés. 

On  étudiera  ces  pré- 
parations à des  gros- 
sissements de  60  à 400 
diamètres  successive- 
ment.On  peut  les  con- 
server dans  les  liqui- 
des de  Pacini,  dans  la 
glycérine  acidulée  ou 
gélatinée,  etc. 

Les  coupes  des  gan- 
glions ne  montrent 
qu’accidentcliement 
en  quelque  sorte  les 
rapports  des  cellu- 
les nerveuses  avec  les 
tubes  qui  leur  arrivent 
et  qui  en  parlent,  mais 
elles  peuvent  montrer 
leur  vascularité,  les 
rapports  des  cellules  entre  elles  et  avec  la  matière  amorphe  interpo- 
sée et  avec  le  névrilème.  Il  faut  en  faire  dans  le  sens  de  l’arrivée  et 
de  la  sortie  des  nerfs,  et  dans  la  direction  opposée,  ainsi  que  sur  le 
nerf  dans  le  voisinage  du  ganglion,  pour  voir  jusqu'à  quelle  dis- 
ancc  de  la  masse  ganglionnaire  il  y a des  cellules  dans  les  nerfs. 

1.  Cellule  miiHipolaii'e  (A /t  fc)  des  ganglions  cervical  antérieur  de  l'homme,  isolée  par 
dilacération  gradiielle  et  prolongée,  e.  Corps  de  la  cellule  lineinenl  grenu,  g.  ^on 
noyau  unctéoié.  f f.  Sa  paroi  propre  parseméede  petits  noyaux.  C ellule  (t,  i)  du  même 
ganglion  soitie  de  la  cavité  de  sa  paroi  propre.  h,k,k.  Cylimlres-axes  qui  en  partent. 
5.  Cellule  bipolaire  (/,  l)  d'un  giiiKlion  racludien.  m.  Cuntenu  d'un  tube  sortant  par 
l’extrémité  rompue,  a.  Paroi  propre,  épaisse,  parsemée  de  noyaux  ovoïdes,  b.  Coiyts 
finement  granuleux  de  la  cellule,  c.  ^■on  gros  noyau  nucléole.  Grossissement  de  300  dia- 
mètres. 


Fig.  171 
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Pour  les  vertébrés  et  les  invertébrés,  on  commence  par  les  plon- 
ger dans  une  solution  trés-légére,  1 partie  d’acide  chromiquepour 
100  parties  d'eau  distillée;  on  renouvelle  celle  solution  tous  les 
jours  en  augmentant  progressivement  la  dose  de  l’acide,  jusqu’é  ce 
qu'elle  en  contienne  i ou  5 parties  pour  100  d'eau.  En  trois  ou 
quatre  Jours  les  petits  ganglions  sont  assez  durs  pour  être  coupés; 
vingt  jours  ou  un  mois  suffisent  pour  les  plus  gros.  Quand  on 
emploie  l’ae.ide  chromique  comme  moyen  durcissant,  il  y a un 
écueil  à éviter,  c'est  de  trop  laisser  durcir  le  ganglion  qui  devient 
cassant,  à cassure  granuleuse,  et  qui  se  pulvérise  sous  l’instrument 
tranchant  : son  ti.ssii  est  comme  brûlé  par  l’acide,  (l’olaillon.) 

Au  lieu  d’acide  chromique  on  peut  employer  le  bichromate  de 
potasse  dans  la  solution  suivante  : 


Eau  distillée 580  grammes. 

Bichn^mate  de  potasse 10  — 

Sulfate  de  soude . ‘2  — 


En  un  jour  ou  deux,  ces  organes  sont  aussi  convenablement  dur- 
cis dans  l’alcool  pur,  ou  plus  ou  moins  étendu  d’eau  selon  les 
espèces  animales.  On  pratique  ensuite  les  coupes  comme  il  a été  dit 
plus  haut  (pages  7tb7>  et  5r)4). 

M.  Vulpian  a signalé  (1850)  le  perchlorure  de  fer  comme  moyen 
de  conserver  et  de  durcir  les  pièces  du  système  nerveux.  Il  conseille 
de  commencer  par  une  solution  au  20““  ou  au  ôO"',  pendant  un 
mois  ou  six  semaines,  puis  de  concentrer  la  solution  jusqu’au  12”* 
environ  d'un  perchlorure  de  fer  à 45“.  Celte  solution  est  très-favo- 
rable pour  durcir  les  ganglions,  cl  surtout  pour  les  conserver  pres- 
que indéfiniment,  sans  que  l’on  ail  à craindre  qu’ils  s'altèrent, 
comme  cela  arrive  souvent  lorsqu’on  les  laisse  trop  longtemps  dans 
une  solution  chromique.  (Polaillon.) 

Lorsque  les  ganglions  ont  été  durcis  dans  une  solution  de  per- 
chlorurc  de  fer,  on  peut  les  colorer  par  un  procédé  bien  simple 
que  Polaillon  a employé  le  premier  et  qui  lui  a donné  d’excellents 
résultats.  On  laisse  tremper  les  coupes  pendant  au  moins  une 
journée  dans  l'eau  distillée,  que  l'on  renouvelle  souvent  afin  d’en- 
lever la  plus  grande  partie  du  composé  ferrique  qui  les  imbibe; 
puis,  les  ayant  transportées  dans  un  verre  de  montre  plein  d’eau 
distillée,  on  y laisse  tomber  une  goutte  d’acide  gallique.  Au  bout 
de  quelques  instants,  la  réaction  commence  : les  bords  de  la  coupe 
prennent  une  teinte  d'un  noir  bleuâtre,  et  au  bout  d’une  heure 
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toute  la  coupe  a la  im>mc  coloration.  Lorsqu'on  l'examine  au  mi- 
croscope, on  voit  que,  si  les  détails  des  éléments  anatomiques  sont 
un  peu  masqués,  les  globules  et  les  tubes  ont  pris  une  couleur  noi- 
râtre qui  leur  donne  une  netteté  de  contour  et  un  relief  surpre- 
nants. Mais  ce  qui  est  surtout  remarquable,  c'est  que  les  éléments 
nerveux  seuls  sont  colorés,  et  qu'ils  se  présentent  comme  dissé- 
qués au  milieu  du  tissu  lamineux  et  de  la  matière  amorphe  d'in- 
terposition qui  sont  restés  incolores. 

Ce  fait  peut  sans  doute  s’expliquer  ainsi  : à la  suite  de  lavages 
successifs  dans  l'eau  distillée,  les  éléments  nerveux  ont  la  propriété 
de  retenir  plus  longtemps  la  solution  de  percblornre  de  fer  qui  les 
imbibait,  et  l'acide  gallique,  intervenant,  les  colore  sans  agir  de  la 
même  manière  sur  le  tissu  lamineux  et  la  matière  amorphe  qui 
ont  abandonné  leur  sel  ferrique.  En  employant  ce  procédé,  il  y a 
un  écueil  à éviter,  c'est  d'avoir  une  coloration  noire  trop  intense 
qui  ne  permet  plus  de  rien  distinguer;  aussi,  [>our  peu  que  la 
coupe  ne  soit  pas  trés-mince,  pour  peu  qu'on  ne  l'ait  pas  fait  dé- 
gorger longtemps  dans  l'eau  distillée  et  qu'on  ne  l'ait  pas  soigneu- 
sement lavée,  il  vaut  mieux  avoir  recours  à un  autre  moyen  de 
coloration.  (Polaillon,  Journal  d'anat.  et  de physiol.,i^66,  \i.  156.) 

On  devra,  dans  l'examen  de  ces  coupes,  se  préoccuper  de  déter- 
miner la  manière  dont  les  cellules  sont  groupées  par  rapport  à 
l'ensemble  des  tubes,  nerveux  qui  pénètrent  plus  ou  moins  avant 
dans  la  masse  ganglionnaire,  pour  gagner  chaque  cellule  indivi- 
duellement. 

779.  Pour  étudier  par  dilacération  les  ganglions  autres  que  les 
ganglions  rachidiens  des  poissons  et  ceux  de  quelques  invertébrés, 
l'acide  acétique  et  l'acide  chromique  sont  des  moyens  précieux  ; 
mais  on  s'en  servira  dans  un  état  de  dilution  très-grand,  de  peur 
de  trop  ramollir  et  de  trop  dissoudre  les  substances  albuminoïdes 
avec  l'acide  acétique;  de  trop  les  durcir  et  de  trop  les  ratatiner 
avec  l'acide  chromique.  Une  dissolution  de  à d'acide  acé- 
tique, et  une  dissolution  dix  fois  moins  cencentrée  d'acide  chro- 
raique  sont  les  plus  utiles.  On  laisse  les  ganglions  pendant  deux 
ou  trois  jours  dans  de  tels  liquides;  au  bout  de  ce  temps,  la 
dilacération  se  fait  mieux,  et  les  détails  des  éléments  anatomiques 
sont  plus  faciles  à observer.  On  ne  doit  faire  macérer  dans  des  so- 
lutions si  étendues  que  de  très-petits  ganglions  ou  de  très-petites 
portions  des  gros  ganglions  des  mammifères. 

Polaillon  a aussi  employé  avec  avantage  le  procédé  de  macéra- 
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lion  conseillé  par  J.  Arnold  (1865).  Partant  de  ce  fait  que  l’acide 
acétique  rt>nd  le  tissu  connectif  transparent,  et  que  l'acide  chro- 
mique  durcit  les  éléments  anatomiques,  il  arriva  à combiner  leur 
action.  Il  met  I» petit  ganglion  dans  un  verre  de  montre,  où  se 
trouve  \ ou  5 centimètres  cubes  d’une  solution  à j-J,  d’acide  acé- 
tique ; il  l’y  laisse  quelques  minutes,  puis  il  le  transporte  dans  un 
autre  verre  de  montre  plein  d’une  solution  d'acide  chromique 
à ,Voo-  Le  temps  de  l’action  de  l’acide  chromique  varie  entre  douze 
et  quarante-huit  heures. 

Le  moyen  le  plus  utile  dans  l’étude  des  éléments  ganglionnaires, 
est  leur  digestion  dans  le  suc  gastrique.  Ce  moyen  avait  déjà  été 
préconisé  par.M.  E.  Faivre  (de  Lyon),  dans  ses  recherches  sur  le 
système  nerveux  de  la  sangsue  (Paris,  1854). 

On  peut  faire  agir  le  suc  gastrique  dans  deux  conditions,  à froid 
et  à chaud. 

A froid,  son  action  prolongée  pendant  cinq  ou  six  heures  seulement 
est  peu  différente  de  celle  de  l’acide  acétique  étendu.  Mais,  si  on  le 
laisse  agir  pendant  vingt  à vingt-quatre  heures,  le  tissu  lamineux  du 
ganglion  est  dissous,  et  celui-ci  se  sépare  en  débris  par  une  légère 
agitation  du  vase  qui  le  contient.  Si  l’on  examine  ces  débris  au 
microscope,  on  constate  que  la  paroi  propre  des  tubes  et  des  glo- 
bules a été  dissoute  dans  la  majorité  d'entre  eux;  ici,  les  tubes  ne 
présentenlque  le  cylindre-axe  complètement  dépouillé  d’enveloppes 
et  semblable  à de  petites  liges  de  verre  plus  ou  moins  llexueuses; 
là,  une  portion  do  gaine  médullaire  reste  encore  autour  du  cy- 
lindre-axe, puis  s’interrompt  pour  se  montrer  plus  loin;  en  un  mol 
la  gaine  propre  semble  digérée  la  première,  et  le  cylindre-a.xe  reste 
encore  intact  quand  son  enveloppe  médullaire  est  énergiquement 
attaquée.  Le  contour  dos  cellules  est  devenu  plus  granuleux,  ce 
qui  empêche  de  voir  le  noyau  aussi  distinctement  ; ses  bords  sont 
eu  général  irréguliers,  parce  que  la  désagrégation  de  ses  molécules 
se  fait  d’une  façon  plus  active  dans  un  point  que  dans  un  autre. 
La  cellule  nage  dans  le  liquide  de  la  préparation,  comme  une  petite 
sphère,  et  se  retourne  en  tous  sens.  C’est  alors  que  l'on  peut 
* voir,  sur  la  surface  de  presque  tous  ces  globules,  de  petits  ap- 
pendices, tout  à fait  semblables  aux  cylindres-axes  qui  se  trou- 
vent isolés  dans  d’autres  points;  on  ne  peut  s’empêcher  d’ajouter 
par  la  pensée  ces  cylindres-axes  à ces  appendices;  et  on  a la 
conviction  d’avoir  devant  les  yeux  les  cellules  et  les  cylindres-axes 
d’origine  des  tubes  nerveux.  Toutes  les  cellules  ont  ces  traces  de 
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cylindre-axe  ; sur  la  plupart  on  peut  en  compter  deux,  souvent  un 
plus  grand  nombre.  Aucun  réactif,  aucune  dilacération  ne  donne 
des  résultats  aussi  nets  chez  les  animaux  vertébrés  où  l’étude  des 
éléments  ganglionnaires  est  difficile. 

A chaud,  c’est-i-dire  à la  température  du  corps,  l'action  du  suc 
gastrique  est  beaucoup  plus  rapide  : au  bout  d’une  heure  le  tissu 
est  dégù  gonflé  ; au  bout  de  deux  ou  trois  heures  âl  est  désagrégé 
au  point  que  jé  viens  de  décrire.  Il  faut  toujours  que  la  quantité 
de  suc  gastrique  soit  proportionnée  à la  masse  du  tissu  : pour  cinq 
ou  six  petits  ganglions  rachidiens  ou  sympathiques  de  rat,  Polaillon 
employait  deux  gouttes  de  suc  gastrique.  Il  les  renfermait  dans  un 
petit  tube  de  verre  bouché,  et  lorsqu’il  voulait  accélérer  la  réaction 
par  la  chaleur,  il  conservait  le  tube  sous  l’aisselle  pendant  le  temps 
voulu,  comme  Spallanzani  le  faisait  pour  ses  digestions  artifi- 
cielles. 

Pour  faire  les  dilacérations  des  ganglions,  le  seul  précepte  à 
observer,  c’est  de  les  dissocier  lentement  en  parties  aussi  fines  que 
possible  sous  le  microscope  sinqple  (page  167). 

780.  Les  terminaisons  nerveuses  dans  les  muscles  stries  exigent 
une  dissection  préalable  des  nerfs  qui  s’y  rendent  poussée  aussi 
loin  que  possible,  surtout  chez  les  invertébrés. 

Pour  observer  la  terminaison  en  plaque  motrice,  il  ne  suffit  pas 
déjà  chercher  dans  un  muscle  quelconque  pris  au  hasard,  car  il 
y en  a de  plus  ou  moins  favorables  à cette  recherche  ; les  muscles 
intercostaux  cl  ceux  du  bulbe  oculaire  des  vertébrés  sont  les  plus 
convenables,  et  l'on  est  sûr  de  l’y  trouver  dés  la  première  ou  la 
seconde  préparation. 

Il  faut  commencer  par  examiner  des  muscles  macérés  dans  une 
solution  étendue  d’acide  cblorhydriquc  (une  pai-tic  d’acide  pour 
cent  d’eâu).  On  isole  alors  aisément  les  faisceaux  musculaires; 
les  filets  nerveux  qui  étaient  imperceptibles  à l’œil  nu  devien- 
nent bientôt  visibles  et  facilitent  le  choix  des  morceaux  plus  con- 
venables pour  l’observation  microscopique.  Après  avoir  retiré 
le  muscle  de  la  solution  acide,  on  a soin  de  le  laver  dans  l’eau 
distillée  et  l’on  cherche  sur  sa  surface  un  petit  filet  nerveux  : ' 
dès  qu'on  en  a trouvé  un,  un  le  place  sur  un  verre  ainsi  que  les 
faisceaux  musculaires  qui  y adhérent.  Ensuite  on  espace  ces  der- 
niers au  moyen  des  aiguilles,  et  on  observe  la  préparation  à un 
grossissement  d’environ  100  diamètres.  Pour  trouver  la  plaque 
dite  motrice,  il  faut  regarder  attentivement  un  tube  nerveux  à partir 
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de  l'uu  des  fascicules  de  subdivision  et  le  suivre  jusqu'à  sa  termi- 
naison. Si  la  préparation  est  bien  réussie,  on  verra  à rcxtrcmité  de 
l’élément  nerveux  une  agglomération  de  noyaux  appartenant  à la 
‘ plaque  motrice.  Alors  on  pourra  substituer  au  premier  un  objectif 
plus  fort  (ôOO  à 400  diamètres  environ)  et  l'on  examine  la  prépara- 
tion en  détail.  (Trinebese,  1866.)  On  conserve  longtemps  ces  pré- 
parations dans  l'eau  sucrée  et  dans  la  gélatine  glycérinéc.  Mais  je 
crois  les  liquides  de  Pacini  préférables  encore,  car  au  bout  d'un  an 
ou  deux  les  contours  de  la  plaque  et  de  ses  noyaux  perdent  de  leur 
netteté  dans  les  liquides  précédents. 

781.  Terminaisons  nerveuses  dans  les  muscles  visce'raur.  Pour 
suivre  la  terminaison  des  tubes  nerveux  dans  le  tissu  musculaire  à 
flbres  lisses,  on  choisit  des  organes  minces,  transparents,  pris 
sur  des  animaux  qu'on  vient  de  tuer  ou  au  moins  aussi  frais  que 
possible. 

On  laisse  macérer  pendant  quelques  heures  (de  deux  à quatre  et 
à six,  suivant  l'épaisseur  des  parties  à examiner),  dans  un  mélange 
de  dix  parties  d'acide  acétique  pour  cent  parties  d'eau,  puis  on 
porte  les  portions  plus  fines  destinées  aux  préparations  dans  nn 
mélange  formé  de  glycérine  (deux  parties)  et  d'acide  acétique  dit 
pyroligneux  (une  partie).  C’est  dans  ce  liquide  qu'on  examine  les 
préparations.  Celles-ci,  alors  même  qu’elles  ne  sont  pas  très-trans- 
parentes au  moment  des  manipulations,  deviennent  bien  plus  claires 
au  bout  de  quelques  jours. 

On  peut  donc  varier  les  procédés  suivant  l’époque  à laquelle  on 
veut  faire  l’examen.  Les  doses  faibles  sont  préférables,  et  les  pré- 
parations fuites  lentement  se  conservent  mieux  et  plus  longtemps. 
(Hénocque.) 

L'acide  chromique  ne  donne  de  bons  résultats  qu’à  la  condition 
d’user  d’une  solution  au  millième  et  surtout  au  dix-millième.  Lors- 
qu’on veut  examiner  immédiatement  les  préparations,  il  suffit  de 
laisser  macérer  les  lambeaux  d'organes  pendant  une  ou  deux  heures 
dans  la  solution  au  dix-milliéme.  Pour  se  servir  de  la  solution  au 
millième,  il  est  bon  de  tremper  la  préparation  pendant  quelques 
minutes  dans  de  l’acide  acétique  au  centième;  on  peut  alors  laisser 
macérer  les  préparations  pendant  plusieurs  heures,  et  même  une 
demi-journée  avant  de  les  examiner.  Ces  préparations  peuvent  être 
colorées  par  le  carmin  ou  de  la  teinture  de  fuchsine,  afin  de  mieux 
montrer  les  noyaux  des  fibres  lisses  ; mais,  comme  tout  l'élement 
se  colore,  les  préparations  non  teintées  sont  encore  préférables. 
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L’acide  chroniique,  ainsi  employé,  convient  surtout  pour  l’étude  à 
des  grossissements  très-forts,  des  fibres  lisses,  des  noyaux  et  des 
fibriles  nerveuses  terminales. 

Le  chlorure  d'or  est  employé  en  solutions  au  cinq  centième,  ou 
au  deux-centième,  ou  é l'étal  de  chlorure  d’or  et  de  potassium,  au 
centième  et  au  deux-centième.  Le  chlorure  d'or  et  de  potassium 
agit  plus  régulièrement.  L'épaisseur  des  tissus  et  des  conditions 
encore  mal  connues  viennent  souvent  en  troubler  l'action.  Il  est 
bon  d'utiliser  plusieurs  solutions  et  à des  titres  différents.  Ou  fait 
macérer  les  portions  de  tissu  musculaire  dans  la  solution.  Si  l'on 
emploie  la  solution  de  chlorure  d'or  au  centième,  une  macération 
d’une  demi-heure  peut  suffire  pour  une  épaisseur  de  tissu  de  I mil- 
limètre ; avec  le  chlorure  d’or  et  de  potassium  on  peut  prolonger 
la  macération  pendant  une  heure  et  plus. 

On  peut  juger  que  l'action  du  réactif  est  complète  lorsque  les 
tissus  ont  pris  une  teinte  jaune  pâle.  Les  préparations  retirées  de 
la  macération  sont  alors  portées  dans  une  capsule  renfermant  de 
l’eau  distillée  légèrement  acidulée  avec  l’acide  acétique.  Il  reste  à 
attendre  que  la  coloration  violette  par  dépôt  d'or  métallique  soit 
effectuée.  Il  faut  un  temps  assez  variable,  quelquefois  trois  et  quatre 
jours,  pour  les  préparations  un  peu  épaisses.  Le  dépôt  ou  la  colo- 
ration est  souvent  sans  régularité,  mais  on  n'utilise  que  les  parties 
les  mieux  colorées.  (Ilénocquc.) 

La  lumière  ne  semble  pas  agir  sur  la  durée  de  la  réduction  de 
l’or,  mais  la  chaleur  l'active  certainement.  Pour  cela,  on  chauffe 
les  préparations  après  une  macération  dans  l'eau  distillée  ayant 
duré  de  douze  à vingt-quatre  heures.  A cet  effet,  M.  Hénocque  se 
sert  de  petits  flacons  bouchés  à l'èmcri  remplis  d’acide  tartrique 
en  solution  saturée. 

Les  préparations  sont  dépo.sées  dans  le  flacon,  et  celui-ci  est 
plongé  dans  de  l’eau  à une  température  voisine  de  l'ébullition;  au 
bout  d’un  temps  variable,  de  quinze  à vingt  minutes  au  plus,  sou- 
vent moins,  les  préparations  ont  pris  une  belle  teinte  variant  du 
rouge  vif  au  violet  foncé,  de  plus  elles  sont  ramollies  et  s’étalent, 
se  compriment  ou  se  dissocient  avec  la  plus  grande  facilité.  On  ar- 
rive par  des  tâtonnements  à saisir  le  moment  le  plus  propice  pour  , 
retirer  les  préparations;  en  chauffant  trop  longtemps,  on  obtient 
un  dépôt  granuleux  et  noir  qui  met  obstacle  à l’étude. 

liC  chlorure  d’or  colore  à la  fois  les  nerfs,  les  ganglions,  les 
fibrilles  nerveuses  les  plus  fines,  ainsi  que  leurs  nodules  et  pointt 
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turiiiiiiaiix.  II  coloro  aussi  les  fibres  musculaires  lisses,  nuyuux  el 
cellules,  mais  d’uiic  façon  bien  moins  intense. 

■\vec  Vacide  oxinu/ue  en  solution  aqueuse  an  quatre-renticme, 
on  fait  macérer  les  préparations  fines  pendant  douze  à vingt-quatre 
heures,  on  mieux,  on  le  mélange  à la  glycérine  et  on  le  dépose 
entre  les  lamelles  de  verre  qui  reçoivent  la  préparation.  Il  colore 
en  brun  clair  les  fibres  lisses  et  en  fait  apparaître  les  noyaux;  il 
colore  les  ganglions  et  les  nerfs,  montre  frcs-bien  les  cylindres- 
axes,  mais  il  donne  aux  éléments  nerveux  un  aspect  variqueux, 
jaunâtre,  qui  rend  plus  difficile  leur  distinction  d'avec  les  fibres 
élastiques.  (Hénocque.) 

On  recherchera  d’abord  les  ganglions  et  les  gros  nerfs,  puis 
le  réseau  intra-musculaire,  ce  qui  peut  se  faii'c  avec  les  grossis- 
sements que  donnent  les  objectifs  5 et  5 de  Nachet  et  les  oculaires 
1 et  2.  Les  terminaisons  déjà  appréciables  à un  gros^isscment  de 
,'iOO,  avec  l'objectif  5 de  Nachet,  réclament  pour  être  vues  nette- 
ment la  lentille  n"  8 Nachet,  qui  peut  donner  800  diamètres  avec 
un  foyer  relativement  assez  éloigné,  et  avec  un  oculaire  faible. 
(Hénocque.  Thèse,  1870.) 

782.  Terminaisotis  nerveuses  dans  les  membranes.  Pour  cher- 
cher la  terminaison  des  nerfs  dans  les  autres  tissus,  comme  le 
derme  et  ses  papilles,  les  muqueuses,  la  cornée,  les  vaisseaux, 
les  bulbes  dentaires,  les  divers  parenchymes,  etc.,  ces  tissus, 
aussi  frais  que  possible,  seront  mis  dans  l'alcool  un  peu  étendu 
d'eau,  puis  au  bout  d'un  jour  ou  deux  on  les  placera  dans  l’al- 
coül  absolu.  Quelques-uns  même  peuvent  être  placés  de  suite 
dans  ce  dernier.  Les  coupes  minces  alors  pratiquées  seront  mises 
dans  une  sérosité  ou  dans  l’eau  un  peu  glycérinée,  si  elles  sont 
très-transparentes. 

Pour  suivre  les  terminaisons  nerveuses  dans  le  derme  et  les 
papilles  de  la  peau,  de  la  langue  el  des  muqueuses  analogues,  une 
injection  faiblement  colorée  en  bleu  favorise  les  recherches,  ainsi 
que  l’a  remarqué  avec  raison  Inzani.  Les  coupes^en  seront  étudiées 
et  conservées  dans  la  glycérine  ou  dans  la  gélatine  glycérinée.  Les 
coupes  destinées  à l'étude  des  corpuscules  du  tact  de  la  peau  et  de 
^la  langue,  seront  colorées  avec  plus  d'avantage  que  les  précédentes 
par  le  carmin.  En  les  lavant  successivement  dans  la  solution  d'acide 
oxalique,  puis  dans  l'alcool  (voyez  plus  haut,  page  296),  on  peut 
les  conserver  dans  le  baume  du  Canada  ; sinon  on  les  prépare  dans 
la  gélatine  glycérinée  ou  dans  la  glycérine. 
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Corpuscules  de  Pacini. 

787).  Los  corpuscules  de  Pacini,  de  la  main  de  l’homme,  doivent 
àtre  recherchés  à la  loupe  au  milieu  de  la  graisse  et  dans  le  voisi- 
nage des  fdels  nerveux  sur  les  parties  latérales  des  doigts  ; dans 
cette  recherche,  qui  est  toujours  minutieuse,  on  est  fréquemment 
induit  en  erreur  par  dg  petits  pelotons  graisseux  qui  simulent  des 
corpuscules.  Les  fœtus  et  les  nouveau-nés  se  prêtent  mieux  à cette 
recherche  préalable  que  les  animaux  adultes. 

11  est  beaucoup  plus  facile  d'étudier  ces  organes  sur  le  pigeon, 
dans  l'espace  situé  entre  le  tibia  et  le  péroné  [fibula),  et  principale- 
ment sur  le  mésentère  du  chat  ; il  suffit  de  regarder,  par  transpa- 
rence, le  mésentère  d’un  chat  maigre,  pour  reconnaître  sur  le  trajet 
des  vaisseaux  et  des  nerfs  mésentériques,  des  points  d'aspect  nacré 
et  transparents  qui  sont  les  corpuscules  de  Pacini.  Sur  un  mésen- 
tère chargé  de  graisse,  la  difficulté  est  à peu  prés  aussi  grande 
que  sur  les  doigts  de  l’homme.  On  les  enlève  avec  des  ciseaux  et 
des  pinces  pour  les  étaler  et  les  isoler  sur  le  porte-objet. 

Les  réactifs  employés  pour  colorer  ou  pour  durcir  les  corpuscules 
de  Pacini,  agissent  toujours  très-lentement  sur  la  partie  centrale 
qui  est  la  plus  importante,  ce  qui  tient  aux  couches  épaisses  de 
périnévre  qui  protègent  le  bulbe  ; en  outre,  la  plupart  des  réactifs 
modifient  la  forme  de  l’organe  et  parfois  le  rendent  méconnais- 
sable. 11  est  donc  important  d’observer  ces  corpuscqles  à l’état  frais 
dans  un  peu  d’eau  légèrement  chargée  d’acide  acétique  t les  solu- 
tions d’acide  chromique,  d’acide  osmique,  de  chlorure  d’or  pour- 
ront fournir  quelques  renseignements  utiles  sur  le  bulbe  et  la 
terminaison  nerveuse.  Ppur  cela,  on  laisse  séjourner  pondant  vingt- 
quatre  heures  le  mésentère  dans  la  solution  d’acide  osmique  à une 
partie  d'acide  pour  400  parties  d’eau;  avant  de  faire  la  préparation, 
ou  celle-ci  faite,  on  ajoute  celle  de  ces  solutions  que  l’on  veut  voir 
agir. 

Les  procédés  ordinaires  de  conservation  ne  sont  pas  applicables 
aux  corpuscules  de  Pacini  ; le  baume  du  Canada  et  la  glycérine  les 
pêlissont  de  telle  sorte  qu’on  ne  les  retrouve  plus  sous  le  micro»- 
scope  ; les  substances  coagulantes  les  déforment  et  les  ratatinent  ; le* 
mélange  de  gélatine,  glycérine  et  acide  arsénieux  (p.  375)  ne  donne 
pas  de  bons  résultats.  On  parvient  à conserver  quelques  préparations 
dans  une  solution  faible  d’acide  chromique,  mais  il  est  encore 
préférable  d’employer  une  solution  d’acide  arsénieux  à laquelle  on 
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ajoute  une  très-petite  quantité  de  glycérine,  une  partie  environ 
pour  200.  (Ch.  Legros.) 

Pour  observer  les  corpuscules  de  Pacini  ou  de  Vater  dans  la 
muqueuse  et  dans  les  papilles  du  bec  des  oiseaux,  on  pratique  des 
coupes  minces  comme  à l'ordinaire,  portant  sur  la  muqueuse  durcie 
seule,  ou  sur  le  bec  et  la  muqueuse  tout  à la  fois,  à l’état  frais. 
(Voy.  p.  j13,  pour  l’emploi  du  chlorure  d'or  dans  ces  recherches.) 

. Tissu  ntreeux  central. 

78i.  Méthode  de  Lockhart  Clarkes  pour  durcir  lé  cerveau  et  pré~ 
parer  des  coupes  minces  du  tissu  cérébro-spinal.  Modifications  par 
W.  IhUherford  et  J. -B.  Tuke.  (Voy.  aussi  p.  249  à 252.) 

1“  Prendre  le  cen’eau  aussi  frais  que  possible  ; le  couper  en 
morceaux  ne  dépassant  pas  le  volume  d’une  noix  ; mettre  ces  der- 
niers dans  une  solution  d’acide  chroraique  dans  la  proportion 
d’une  partie  d’acide  solide  pour  800  parties  d’eau.  Mêler  à 500  par- 
ties de  cette  solution  1 partie  de  bichromate  de  potasse.  Renouveler 
le  liquide  quand  les  fragments  de  cerveau  ont  séjourné  deux  à trois 
jours,  changer  de  nouveau  (dans  certains  cas),  trois  ou  quatre 
jours  plus  tard,  et  laisser  durcir  le  tissu  pendant  deux  à trois 
semaines  environ,  avant  d’en  faire  les  coupes  minces.  Cependant, 
il  sera  convenable  d’augmenter  la  proportion  d’acide  chromique 
jusqu’à  1 partie  pour  500  ou  600  parties  d'eau  au  bout  de  dix  à 
douze  jours.  11  sera  bon  aussi  d’ajouter  de  temps  en  temps  une 
petite  quantité  d'acide  chromique  au  liquide,  dans  lequel  sont 
plongés  les  fragments  de  cerveau,  et  cela  dans  le  but  de  remplacer 
la  portion  d'aciile  chromique  qui  a,  en  quelque  Sorte,  saturé  une 
certaine  proportion  du  réactif  durcissant. 

Si  la  substance  cérébrale  est  devenue  fragile,  c’est  que  la  solution 
chromique  a été  trop  forte.  Pour  la  moelle  épinière  et  la  protu- 
bérance, 4 force  de  la  solution  chromique  peut  être  de  1 partie 
pour  500,  ou  même  pour  -400  parties  d'eau. 

La  pureté  de  l’acide  chromique  varie  selon  les  échantillons  qu’on 
achète,  et  c’est  là  une  des  causes  des  variations  de  l’action  durcis- 
sante de  la  solution.  11  faut  s’assurer  expérimentalenlent  du  degré 
do  celle  action,  à chaque  fois  qu’on  emploie  de  l’acide  de  prove- 
nance nouvelle. 

2°  Couper  des  lamelles  avec  un  couteau  très-tranchant  à lame 
large,  longue,  mince  et  rigide.  Celle  des  faces,  qui  est  tournée  vers 
la  masse  qu'on  réduit  en  lamelles,  doit  être  tout  à fait  plane.  Le 
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c.mileau  doit  être  préalablemeiil  trempé  dans  l'alcool,  et  une  por- 
tion de  ce  liquide  doit  être  laissée  sur  la  face  supérieure  du  couteau, 
de  niaiiière  à ce  que  la  lamelle  de  tissu  coupée  puisse  Ilot  ter  dans 
ce  lluide  à mesure  qu'elle  est  enlevée  par  la  lame.  En  coupant,  il 
faut  que  le  couteau  agisse  par  un  monvement  de  propulsion  horizon- 
tale commençant  du  côté  de  sa  pointe  pour  finir  vers  le  manche. 

ô"  Il  faut  faire  tomber  les  tranches  dans  l’alcool  rectifié,  et  on 
renouvelle  ce  dernier  une  ou  deux  fois  pour  priver  le  plus  possible 
le  tissu  de  son  eau. 

4“  Les  tranches  minces  peuvent  être  colorées  par  le  carmin  eu 
solution  ammoniacale,  dans  la  proportion  de  1 partie  de  carmin 
)>our  900  parties  d'ammoniaque  concentrée.  La  durée  du  séjour  des 
tranches  dans  la  solution  carminée  varie  suivant  les  cas,  et  l’expé- 
rience apprend  vite  à en  juger  d’après  l’aspect  de  Celles-ci.  Laver 
ensuite  dans  l’eau  ou  mieux  dans  l’alcool  les  tranches  colorées,  pour 
enlever  le  superflu  de  la  matière  colorante. 

5°  Conserver  les  sections  colorées  dans  l’alcool  rcclifié,  en  atten- 
dant le  moment  où  on  en  fera  des  préparations. 

6“  Pour  faire  celles-ci,  mettie  les  tranches  dans  la  glycérine  ou 
dans  le  baume  du  Canada.  La  glycérine  réussit  assez  souvent,  mais 
le  baume  du  Canada  vaut  mieux. 

O.  Placer  la  tranche  mince  sur  la  lame  porte-objet. 

b.  Faites  évaporer  l'alcool  jusqu’à  ce  que  la  section  semble  pres- 
que sèche. 

c.  Passer,  à l’aide  d’un  pinceau  de  martre,  une  goutte  d’essence 
de  térébenthine  rectifié  au-dessous  de  la  tranche  mince. 

d.  Obsener  sans  un  faible  grossissement  si  la  section  commence 
à devenir  transparente,  et  ajouter  alors  un  peu  plus  d’essence  pour 
rendre  la  transparence  plus  complète. 

e.  Quand  la  transparence  est  convenable,  placer  une  goutte  de 
solution  de  baume  du  Canada  dans  le  chloroforme  ou  dans  l’essence 
de  térébenthine  sur  la  tranche  mince , et  superposer  la  lame 
mince. 

f.  Appliquer  un  compresseur  élastique  pour  maintenir  la  lame 
mince  contre  la  tranche  du  tissu  préparé,  et  pour  tenir  celle-ci  bien 
étalée.  (Voy.  p.  585,  ^549.) 

Ce  procédé  a servi  à l’exéculion  des  remarquables  préparations 
et  des  beaux  travaux  sur  les  cerveaux  d’hommes  sains  et  aliénés, 
publiés  par  les  auteurs  que  nous  venons  de  citer,  de  Meynert,  etc. 

Ces  préparations  se  conservent  mieux  dans  la  solution  de 
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colophane  de  la  térébenthine  du  Canada,  comme  nous  l’avons  dit 
plus  haut  (page  567),  que  dans  les  autres  véhicules. 

On  pratiquera  naturellement  des  coupes  aussi  étendues  que  pos- 
sible, en  divers  sens,  sur  les  parties  grises  et  blanches  séparément 
ou  portant  sur  l’une  et  l'autre  à la  fois. 

Sur  la  substance  blanche,  on  étudiera  la  forme,  le  volume  et  l’ar- 
rangement des  tubes  et  de  leurs  faisceaux,  ainsi  que  les  proportions 
des  diverses  variétés  de  tubes , leurs  relations  avec  la  matière 
grise,  etc.  Dans  la  substance  grise,  on  cherchera  quelle  est  la  pro- 
portion des  diverses  sortes  de  cellules,  leur  arrangement  entre  elles 
et  par  rapport  aux  myélocytes,  ainsi  qu’à  la  matière  amorphe.  Dans 
les  circonvolutions  cérébrales,  on  étudiera  surtout  les  petites  cel- 
lules prismatiques  triangulaires  à grand  diamètre  perpendiculaire 
à la  surface  que  couvre  la  pie-mère,  et  séparées  de  celles-ci  par  une 
couche  de  substance  amorphe  hyaline.  On  cherchera  à suivre  leurs 
cylindres-axes,  et  l’on  comparera,  d’autre  part,  la  vascularité  des 
deux  tissus. 

Les  coupes  fraîches  des  parties  grises,  des  centres  nerveux,  ou 
bien  des  lamelles  de  ce  tissu  durci  par  l'acide  chromique  ou  dans 
l'alcool,  plongées  dans  la  solution  de  carmin  pendant  six,  douze, 
vingt-quatre  heures,  s'imprégnent  de  la  matière  colorante  et  devien- 
nent uniformément  ronges.  Si  on  les  traite  par  l’acide  acétique,  la 
matière  colorante  se  fixe  principalement  dans  les  cellules  et  les 
cylindres-axes  des  libres  nerveuses. 

1a!  cerveau  des  mollusques  céphalopodes  doit  être  préparé 
comme  celui  des  vei  tébrés,  ou  comme  il  sera  dit  ci-après  de  la 
moelle  épinière.  Quant  aux  ganglions  des  invertébrés,  on  les  dur- 
cira et  on  fera  des  coupes,  en  procédant  à l'état  frais  et  de  durcis- 
sement comme  pour  les  ganglions  des  antres  animaux. 

7S3.  Préparation  de  la  moelle  épinière.  Ce  qui  précède  s’applique 
naturellement  aux  procédés  à suivre  pour  faire  des  préparations 
de  la  moelle  épinière  saine  ou  altérée,  durcie,  comme  il  vient  d’élre 
dit,  ou  dans  l’alcool,  l’acide  chromique,  les  chromâtes  et  les  autres 
agents  dont  il  a déjà  été  parlé. 

Les  coupes,  les  unes  longitudinales,  les  autres  transversales,  se 
font  directement  au  rasoir  après  avoir  lixé  la  moelle  à l’aide  des 
doigts  simi)lement  ou  de  l’un  des  instruments  décrits  ailleurs 
Ip.  248  à 255  ; voy.  aussi  p.  512  et  514,  pour  l’emploi  des  sels  d’or 
et  d’argent). 

On  peut,  pour  l’étude,  placer  les  pièces  dans  la  glycérine  pure 
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ou  mêlée  d’acide  acétique,  qui  les  rend  assez  transparentes  pour 
qu'on  en  puisse  faire  un  examen  convenable  et  même  les  conserver. 

Sur  ces  coupes  on  cherchera  à voir  les  faisceaux  que  forment 
les  tulles  dans  la  substance  blanche  et  qui  sont  cylindroïdes, 
ovalaires  ou  prismatiques,  à angles  arrondis,  formés  par  7 à 
20  tubes  environ.  On  observera  les  prolongements  de  la  substance 
grise  des  cornes  formant  des  cloisons  qui  les  séparent,  les  vaisseaux 
qui  les  parcourent,  l’épaisseur  de  celles-là  et  les  prolongements 
épais  de  0'““,001  à peu  prés  visibles  seulement  à un  grossissement 
de  500  diamètres  ou  environ  qu  elles  envoient  entre  chaque  tube. 
On  observera  le  volume  de  ceux-ci,  la  coupe  de  leur  myéline  et 
de  leur  cylindre-axe,  en  général  prismatique,  un  peu  irrégulier 
plutôt  qu’aplati  ou  cylindrique. 

On  examinera  à un  faible  grossissement  d’abord  la  forme  de  la 
colonne  grise  centrale  et  de  ses  cornes,  ainsi  que  le  canal  central, 
sa  gaine  et  sou  épithélium.  A un  plus  fort  grossissement  on  cher- 
chera les  cellules  multipolaires  de  la  substance  grise  et  les  faisceaux 
obliques  superposés,  partant  des  cornes  grises  antérieures  et  posté- 
rieures pour  former  les  racines  correspondantes. 

Sous  les  forts  grossissements  aussi  on  remarquera  la  coupe  des 
tubes  obliques  transvei’salement  de  la  commissure  antérieure 
blanche,  la  rangée  de  tubes  minces  sur  une  épaisseur  d’une  ving- 
taine environ  formant  la  surface  des  faisceaux  antérieurs  de  la 
moelle  jusque  vers  le  fond  du  sillon  antérieur,  avec  parfois  un  ou 
deux  petits  fascicules  séparés  des  autres  dans  lapie-mére  raihi- 
dicmie,  le  long  des  artères  spinales,  en  avant  du  sillon  antérieur. 
Le  reste  de  ces  faisceaux  et  les  faisceaux  blancs  postérieurs  sont 
surtout  formés  de  tubes  larges  et  de  tubes  minces  en  faisceaux  bien 
limités,  comme  les  autres,  groupés  çà  et  là  entre  ceux-ci  dans  la 
proportion  d’un  dixiéme  environ. 

780.  Préparation  des  lésions  cérébrales.  On  préparera  comme  il 
été  dit  pour  la  substance  grise  ou  blanche  à l’état  frais  (page  655), 
le  tissu  cérébral  dans  le  ramollissement,  qui  porte  sur  la  substance 
même  des  tubes  et  sur  la  matière  amorphe,  plus  que  sur  les  cellules 
qu'on  retrouve.  Les  leucocytes  granuleux  ou  non  sont  constants, 
hans  la  sclérose,  on  cherchera  la  trame  fibrillaire,  les  concrétions 
calcaires,  etc,  qui  se  produisent  alors. 

On  fera  encore  ainsi  pour  étudier  les  lésions  des  diverses  fonnes 
d’aliénation  mentale,  l’état  granuleux  des  cellules,  etc.  Ici,  en  par- 
ticulier, il  faut  suivre  le  procédé  que  nous  venons  d'indiquer  en 
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dernier  lieu  (p.  655).  On  procédera  de  même  aussi  pour  étudier  les 
tumeurs  à myélocytes  dues  à l’iiypergenèse  de  cette  espèce  d’élé- 
ments, leur  texture,  leurs  modifications  phymaloîdes  et  leurs  indu- 
rations jaunes.  On  fera  auparavant  des  préparations  du  tissu  frais 
(voy.  page  596) , de  leur  superficie  à leur  profondeur  pour  constater 
les  caractères  Je  leur  matière  amorphe,  des  myélocytes,  des  tubes 
nerveux  minces  complets  et  même  des  cellules  multipolaires 
qu’elles  contiennent  parfois,  et  enfin  pour  bien  observer  leur  couche 
mince  superficielle  molle,  demi-transparente,  prise  à tort  pour  un 
ramollissement,  tandis  qu'elle  marque  le  début  du  produit.  On  étu- 
diera de  môme  et  sur  des  coupes  après  durcissement  leur  centre 
blanc  jaunâtre,  mou  avec  substance  amorphe  plus  grenue,  mon- 
trant plus  de  tubes  en  ce  point  et  moins  de  capillaires.  On  consta- 
tera aussi  l'absence  d'état  phymatoîde  dans  celles  de  ces  tumeurs 
qui  dérivent  de  la  rétine;  là  ces  tumeurs  sont  plus  molles  et  plus 
vasculaires  {cancer  de  la  retine)  et  renferment  souvent  des  amas  de 
grains  calcaires  et  des  cellules  nerveuses  devenues  granuleuses. 

Dans  les  tumeurs  à myélocytes  de  la  moelle  épinière  chez  l'adulte, 
dans  celles  deda  moelle  du  fœtus  (où  souvent,  volumineuses,  elles  dé- 
terminent unspina-bifida,  ou  sont  au  contraire  séparées  de  la  moelle 
par  la  réunion  normale  des  lames  vertébrales  de  manière  à ne  plus 
rester  adhérentes  qu'aux  ligaments  interépineux).  On  constatera 
en  procédant  ainsi  la  densité  plus  grande  de  la  substance  amorphe 
et  la  présence  de  quelques  noyaux  embryo-plastiques  ou  parfois 
d'une  trame  librillaire.  Leur  teinte  grisâtre  spéciale  un  peu  lactes- 
cente ou  opaline,  leurs  portions  rouges  par  congestion  autour  de 
celles  qui  tendent  â passer  à l'état  phymatoîde  devront  être  l'objet 
de  préparations  analogues  destinées  à les  étudier  spécialement. 

On  procédera,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  page  521,  pour  étudier 
les  tumeurs  fibreuses  et  les  tumeurs  fibro-plastiqnes  très-vascu- 
laires, avec  des  vaisseaux  capillaires  nombreux,  longs,  parallèles 
ou  {indurations  rouges)  passant  rapidement  à l’état  phymatoîde  {in^ 
duration  jaune  ou  inflammation  chronique  suppurce  du  cerveau  de 
quelques  auteurs) . On  étudiera  ainsi  la  distribution  des  granules 
leur  donnant  l’aspect  dit  tuberculeux-,  dans  le  cervelet,  etc.,  et  les 
différences  offertes  par  ces  dernières,  dont  les  unes  sont  des  tu- 
meurs fibreuses,  les  autres  des  tumeurs  à myélocytes  devenues 
phymatbides  et  différentes  des  tumeurs  dites  tubercules  dujmimoni 
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AHT.  VI.  — ÉTUDE  DD  LA  TEXTURE  DES  MEMBRANES  OT.ULAIRES, 
CUTANÉES,  MUQUEUSES,  SÉREUSES  ET  DE  LEURS  ÉPITHÉLIUMS. 

Membranes  de  l'œil. 

787.  En  parlant  des  agents  durcissants,  de  la  manière  de  prati- 
quer les  coupes  minces  et  de  les  conserver  ([>ages  ."Oi,  ôlô,  .jl  i 
et  350  g 494) , nous  avons  si  souvent  pris  comme  exemple  les 
diverses  membranes  de  l'œil,  que  nous  ne  pourrions  que  répéter  ce 
qui  a déjà  été  dit,  si  nous  voulions  revenir  sur  ce  point. 

Il  y a avantage  en  général  à les  préparer  dans  la  glycérine  ou 
dans  la  gélatine  glycérinée,  dans  les  liquides  de  l’acini,  etc.,  plutôt 
que  dans  la  térébenthine  du  Canada  qui,  en  général,  les  rend  trop 
transparentes.  Cela  est  surtout  manifeste  pour  la  cornée. 

L'n  peu  d’expérience  montre  bientôt  dans  quel  sens  doivent  être 
dirigées  les  sections  pour  arriver  à voir  les  rapports  et  la  texture 
des  diverses  parties  de  l’œil,  telles  que  les  diverses  couches  de  la 
choroïde,  le  cercle  ou  muscle  ciliaire,  la  sclérotique,  la  cornée,  etc. 

Dans  les  cæs  de  productions  morbides  aux  dépens  de  l’iris,  de  la 
choroïde,  de  la  rétine,  de  la  cornée,  les  coupes  se  font  comme  s’il 
s'agissait  des  organes  normaux  et  aussi  après  durcissement  dans  le 
liquide  de  Mi'dler.  On  arrivera  lacilemcut  avoir  la  distribution  et  la 
terminaison  des  cylindres-axes  des  tubes  nerveux  de  la  cornée,  à la 
surface  surtout,  en  prenant  cet  organe  entier  sur  un  petit  oiseau,  ou 
même  sur  les  grenouilles,  etc.,  le  posant  à plat  entre  deux  lames  de 
verre,  dans  l’eau  ou  dans  la  glycérine  avec  ou  sans  teinture  de  car- 
min, et  on  évitant  toute  forte  compression.  C’est  particuliérement 
au  niveau  des  points  où  les  cylindres-axes  se  subdivisent  que  l’on 
peut  les  apercevoir  et  suivre  ensuite  chaque  br.inchc  sous  forme 
d’un  (ilanioiit  pâle  que  la  teinture  de  carmin  ou  le  séjour  dans  le 
chlorure  d’or  ou  dans  la  solution  d’acide  osmique  au  centième  rond 
un  peu  plus  facile  à observer. 

On  isole  aisément  les  cellules  épithéliales  pigmentées  de  la  cho- 
roïde des  divers  animaux  (fig.  172,  p.  G64  a,  e,  f,  y,  y),  du  peigne 
dos  oiseaux  pour  en  voir  les  diverses  formes  et  la  structure  en  en- 
levant une  petite  quantité  de  la  couche  pigmentaire  avec  des  ci- 
seaux courbes  et  les  dissociant,  s’il  en  est  besoin,  dans  de  l’eau  ou 
mieux  dans  le  liquide  de  riiumeur  vitrée. 

788.  Dans  dos  cornées  normales,  on  peut  constater  ainsi  1a 
présence  de  corpuscules  fusiformes  et  étoilés,  disposés  réguliére- 
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mont  entre  les  bandes  ou  faisceaux  de  tissus  lamineux  formant  la 
trame  de  l’organe.  (His.) 

Dans  des  cornées  enflammées,  après  quelques  heures  d'inflam- 
mation, ces  corpuscules  se  gonflent,  doublent  et  triplent  de  volume, 
et  leurs  prolongements  suivent  la  même  dilatation.  Le  contenu  est 
transparent  et  finement  granuleux  : on  y voit  quelquefois  un  ou 
plusieurs  noyaux.  Après  un  temps  plus  long,  de  deux  à huit  jours, 
le  contenu  des  corpuscules  dilatés  se  segmente  et  prend  des  formes 
analogues  é celles  que  montrent  les  leucocytes,  qui  deviendront 
libres  ultérieurement.  (V.  Fellz.) 

On  fera  des  préparations  fraîches  et  des  coupes  sur  le  tissu 
durci  pour  étudier  : 1“  la  constitution  anatomique  des  tumeurs 
(kératome),  grisâtres,  demi-transparentes,  qui  proviennent  direc- 
tement du  tissu  même  de  la  cornée  par  hypergenèse  des  cyfo- 
blastions  principalement,  de  la  matière  amorphe  et  des  autres  élé- 
ments, avec  production  de  myéloplaxes;  2"  les  cercles  séniles; 
3“  la  génération  des  leucocytes  le  long  des  faisceaux  et  autour  des 
corps  fibro-plastiques  ; 4“  l’hypertrophie  des  corps  flbro-plasti^ues 
et  surtout  de  leurs  noyaux  dans  les  kérato-conjonctivitcs  comme 
dans  les  ganglions  enflammés,  etc. 

On  procédera  d’une  manière  analogue  pour  observer  le  tissu  des 
végétations  molles,  fongueuses,  rougeâtres,  vasculaires,  iridiennes 
et  choroïdiennes.  Sur  les  préparations  fraîches,  on  observera  leur 
matière  amorphe,  leurs  capillaires  nombreux,  leurs  fibres  lami- 
neuses,  leurs  fibres-cellules,  et  les  noyaux  emhryo-plastiques  libres  ; 
puis  les  leucocytes,  les  amas  pigmentaires  libres  avec  ou  sans 
gouttes  graisseuses  des  abcès  choroïdiens  et  indiens. 

Les  amincissements  par  atrophie  (fu  réseau  vasculaire  tourbillon- 
né, la  disparition  du  pigment  de  la  couche  épithéliale,  sans  appari- 
tion de  l'état  irisé  du  tapis,  seront  observés  surtout  sur  les  coupes. 

U's  productions  osseuses  inlerchoroïdo-scléroticales  seront  ob- 
servées sur  des  coupes  faites  comme  sur  les  os  en  général  ou  sur 
(les  parcelles  fraîches  détachées  avec  le  bistouri  et  préparées  dans 
la  glycérine. 

Sur  les  coupes  de  la  cornée  atteinte  de  kératite  et  durcie,  comme 
il  a été  dit,  placées  dans  la  glycérine  étendue  d'eau  ou  de  la  solu- 
tion durcissante,  on  pourra  voir  s’il  y a ou  non  des  leucocytes  en 
voie  de  génération.  Quand  ce  fait  a lieu,  on  distingue  les  leuco- 
cytes isolés  d’abord  entre  des  noyaux  et  des  corps  fibro-plastiques, 
que  l'emploi  de  l'acide  acétique  fait  reconnaître  aussi  nombreux  qu'à 
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l’état  normal;  en  même  temps  ce  réactif  est  nécessaire  pour  montrer 
si  les  éléments  qu’on  a sous  les  yeux  sont  bien  des  leucocytes  ou 
non.  11  fait  voir  également  que  quelques  noyaux  embryo-plastiques 
entre. lesquels  se  trouvent  les  leucocytes  sont  un  peu  plus  gros  ou 
un  peu  plus  granuleux  qu’à  l’état  normal,  mais  que  nul  n’est  en 
voie  de  segmentation  prolifiante. 

On  peut,  sur  certaines  de  ces  coupes  faites  dans  les  points  où 
commence  l’opacité  de  la  cornée,  constater  l’accumulation  des 
leucocytes  se  groupant  en  série  entre  les  faisceaux  de  fibres  ; séries 
qui  se  joignent  les  unes  aux  autres  de  manière  à former  des  ré- 
seaux. Dans  ces  séries,  les  leucocytes  sont  assez  régulièrement  po- 
lyédriques par  pression  réciproque  et  distribués  sur  un  ou  plusieurs 
rangs,  laissant  entre  eux  des  espaces  de  moins  en  moins  larges, 
jusqu’à  ce  qu’ils  soient  contigus  en  amas  ou  foyer;  alors  seule- 
ment cessent  d’être  visibles  les  fibres  et  faisceaux  de  fibres  le  long 
desquelles  étaient  les  séries  de  leucocytes.  Çà  et.là,  parfois  entre 
ces  dernières,  se  voient  des  corps  fibro-plastiques  devenus  de  deux 
à qmitre  fois  plus  grands  qu'ils  n’étaient,  avec  un  ou  plusieurs 
noyaux  sphériques,  grenus,  inattaquables  par  l’acide  acétique, 

789.  Préparations  du  lUsu  dermo-papillaire  et  de  ses  dépen- 
dances. Nous  avons  vu  plus  haut  comment  la  peau  doit  d’abord  être 
rendue  transparente  dans  les  mélanges  acétiques  de  Beale  (p.  288- 
289),avant  d’en  faire  des  coupes  minces  au  rasoir,  on  fixant  conve- 
nablement le  lambeau  avec  le  doigt  sur  une  plaque  de  liège  ou  de 
caoutchouc.  Il  est  de  ces  coupes  que  l’on  réussit  mieux  encore,  avec 
un  peu  d’habitude, en  se  servantde  ciseaux  courbes  bien  tranchants, 
lorsque,  par  exemple,  on  veut  enlever  des  follicules  pileux  les 
glandes  annexées  et  la  portion- de  peau  qu'ils  traversent. 

Quel  que  soit  le  procédé  employé,  ou  place  la  coupe  dans  la  gly- 
cérine et  on  l’étudie  à l'aide  de  grossissements  de  plus  en  plus  forts, 
et  en  la  comprimant  plus  ou  moins,  selon  le  degré  de  transparence 
qu’exige  la  nature  des  parties  que  l’on  veut  suivre  dans  le  derme 
et  dans  les  papilles;  tels  sont  les  capillaires,  les  tubes  nerveux,  les 
corpuscules  du  tact,  les  conduits  des  glandes  sndoripares  et  ces 
glandes  même,  qu’on  trouve  dans  le  tissu  adipeux  sous-dermique, 
quand  on  en  a enlevé  assez  avec  le  chorion  lui-même. 

On  peut  hâter  l’arrivée  de  la  peau  et  des  parties  adjacentes  au 
degré  de  transparence  et  de  consistance  voulues  pour  faire  les 
coupes  (même  lorsqu’elles  sont  destinées  à la  recherche  des  termi- 
naisons nerveuses;  eu  chauffant  des  portions  dans  l’eau  acidulée 


Digitized  by  Google 


PRÉPARATION  DES  PAPILLES  ET  DE  L’ÉPIDERME.  fi63 

avec  les  acides  acétique  ou  sulfurique,  comme  il  a élé  dit  plus  haut 
(p.  327 1.  Sur  des  coupes  perpendiculaires  à la  surface  peu  ou  pas 
comprimée,  on  étudiera  alors  avec  soin  la  trame  élastique  du 
deime  de  diverses  régions  chez  l’horame  et  divers  animaux  compa- 
rativement. 

11  est  quelquefois  bon  de  faire  dessécher  des  portions  de  peau 
rendues  transparentes  par  leur  séjour  dans  le  liquide  acétique  de 
Beale  (p.  288)  avant  d'en  faire  des  coupes  que  l’on  gonfle  et  ramène 
au  degré  de  translucidité  primitif  en  les  plaç  ant  dans  l'eau  pure  ou 
glycérinée. 

Un  des  meilleurs  moyens  à employer  pour  faire  des  préparations 
d’ensemble  de  l'épiderme,  du  derme,  des  follicules  pileux  et  des 
glandes  sudoripares  ou  des  muqueuses  à papilles,  comme  celles  de 
la  bouche,  de  la  langue,  du  pharynx,  du  vagin,  du  col  de  l’uté- 
rus, etc.,  consiste  à faire  durcir  ces  parties  en  les  mettant  aussi 
fraiches  que  possible  dans  l’alcool  absolu.  Les  coupes  qui  peuvent 
alors  être  obtenues  très-minces  sont  rendues  transparentes  par  le 
contact  avec  l'acide  acétique  ordinaire  glycèriné  ou  non,  puis  on 
les  prépare  dans  la  tijrébenlliine  du  Canada  après  les  lavages  con- 
venables, ainsi  qu’il  a élé  dit  plus  haut  (p  368).  On  peut  également 
les  conserver  dans  la  glycérine,  avec  addition  d’acide  acéli>|ue.  Si 
on  ne  veut  pas  les  conserver,  et  qu’on  désire  en  étudier  seulement 
certains  détails,  on  les  rend  transparentes  et  on  les  ramollit  par 
l’eau  et  l’acide  acétique  chauds  ou  froids  et  par  la  glycérine. 

Four  étudier  les  corpuscules  du  tact  dans  la  peau,  dans  la 
langue,  etc.,  on  fera  bien  de  pratiquer  des  coupes,  les  unes  paral- 
lèles aux  papilles,  les  antres  transversales,  sur  des  pièces  durcies 
dans  le  liquide  de  Muller  ou  dans  le  chromate  de  potasse,  avec  ou 
sans  addition  d'acide  azotique  (p.  505,  On  les  examine  en- 

suite dans  la  glycérine , avec  ou  sans  addition  d’acide  acétique  ou 
d’acide  oxalique. 

On  profite  de  ces  coupes  faites  en  divers  sens  pour  étudier  la 
structure  de  l’épiderme  pigmenté  (lig.  190,  p.  664)  ou  non,  et  celle 
des  ongles  et  des  papilles  unguéales  qui  se  font  comme  les  précé- 
dentes et  qui  se  prêtent  naiurellement  aux  deuxordresde  recherches. 
Four  l’étude  de  l’épiderme  et  des  ongles,  à l’aide  de  l’acide  sulfu- 
rique, il  faut  choisir  celles  qui  ne  sont  pas  favorables  ù l’élude  di 
derme,  que  ce  réactif  altère. 

Ces  remarques  s’appliquent  naturellement  à ce  qui  louche  l’exé- 
cution des  coupes  des  griffes,  du  bec,  de  la  peau  avoisinante,  des 
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('.aronculcs.  etc.,  chez  les  oiseaux,  tant  pour  étudier  ces  parties 


même  que  pour  observer  les  papilles  de  la  peau  et  de  la  matrice 

de  ces  organes,  ainsi 
que  les  corpuscules  de 
Yater  ou  du  tact  qui  s’y 
trouvent  en  grand  nom- 
bre. Pour  étudier  la  ter- 
minaison des  nerfs  dans 
ces  derniers,  il  est  bon 
de  laisser  plonger  d’a- 
bord l’organe  pendant 
vingt-quatre  heures  dans 
une  solution  d'une  par- 
tie d’acide  osmique  pour 
cent  d’eau.  (Grandry.) 

Les  coupes  parallèles 
à la  surface  de  la  peau 
coupant  les  papilles  en 
tfavers  sont  les  plus 
utiles  pour  étudier  la 
structure  des  corpuscu- 
les du  tact,  la  situation 
des  capillaires  dans 
le»papilles  vasculaires, 
et  les  rapports  des  pa- 
pilles avec  l’épiderme 
puis  ceux  des  cellules  de 
celui-ci  les  unes  avec  les 
autres.  (V.  p.  305  g 427.) 

Les  pièces  durcies 
dans  les  liquides  qui 
viennent  d’étre  men- 
tionnés SC  prêtent  bien 
aussi  à l’étude  des  poils  et  des  glandes  sébacées  sur  des  coupes,  les 
unes  parallèles  à la  direction  de  ces  organes,  les  autres  faites  en 


* Pilent  dans  IVpidernie  d'Hii  nt^^re.  h.  I.c  derme  avec  mie  papille,  d.  Granula- 
lions  pigmentaires  !ibr«*s.  c,l,o.  Épiderme  ptgmenlê  avec  des  cellules  isolées  de»; 
parties  correspondantes,  c.  m,  v.  firnmilations  piKnienlaircs  dans  des  cellules  de  la  cou> 
«'lie  de  )lalpiglii.  e.  .tmas  de  pigment  dans  une  cellule  inéguIiiTe  de  la  choroïde,  b.  Gel' 
Iules  épilhéhales.  pigmentées,  polyédriques  de  U choroïde.  9.  f,  q.  e.  Cellules  épithé- 
liales. pigmentées  irréguliéi'es.  p.  Cellules  de  la  choroïde  d'un  lapin  albinos  avec 
des  gouttes  d'huile  dans  leur  épaisseur,  mais  sans  granules  pigmentaires. 
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direction  opposée,  pour  avoir  des  tranches  transversales  de  ces 
organes  injectés  ou  non.  Les  rapports  du  poil,  de  sa  gaine  hyaline, 
de  sa  gaine  épithéliale  propre,  de  celle  du  rollicule,  de  la  paroi 
de  celui-ci,  peuvent  être  bien  observés  de  la  sorte. 

Ajoutons  que  c’est  dans  les  liquides  précédents  qu’il  faut 
durcir  les  organes  minces,  comme  les  lèvres,  les  paupières,  les 
oreilles,  le  prépuce,  l’iiréthre,  et  divers  autres  organes  membra- 
neux dont  on  veut  étudier  les  diverses  couches  cutanées,  muscu- 
laires, muqueuses,  etc.,  avec  leui-8  glandes,  leurs  poils,  etc.,  dans 
leurs  rapports  naturels.  Les  coupes  minces  se  font  et  se  préparent 
d’une  manière  analogue  aussi. 

790.  Il  sera  important  do  faire  des  coupes  sur  la  peau  durcie  de 
fœtus  de  plus  en  plus  âgés,  pour  suivre  le  développement  du  derme, 
dé  ses  papilles,  des  follicules  suduripares  sous-jacents,  ainsi  que 
des  follicules  pileux,  des  poils  et  des  glandes  sébacées. 

La  transparence  des  tissus  est  suffisante,  pendant  la  vie  intra-uté- 
rine, pour  qu’on  puisse  faire  des  coupes  minces  permettant  de  faire 
ces  observations  sur  des  fœtus  frais  et  de  voir  en  même  temps  les 
éléments  anatomiques,  tels  que  paroi  propre,  hyaline,  des  folli- 
cules pileux,  des  glandes  sudoripares,  leurs  cellules  épithéliales, 
ainsi  que  leur  juxtaposition,  etc. 

On  pratique  ces  coupes  avec  des  ciseaux  bien  tranchants,  et  on 
les  étale  doucement  avec  des  aiguilles  dans  l’eau,  avec  un  peu  de 
glycérine;  on  peut  ensuite  y ajouter  de  l’acide  acétique. 

C’est  particuliérement  dans  ces  conditions  qu’il  faut  étudier  la 
paroi  propre  des  glandes  sudoripares,  ainsi  que  sur  les  glandes 
axillaires  de  l’adulte,  qu’il  est  plus  facile  d’isoler  des  tissus  am- 
biants que  celles  qui  existent  sous  les  auli'cs  parties  de  la  peau. 

Les  préparations  de  la  peau  destinées  à montrer  spécialement 
les  follicules  pileux,  leurs  glandes,  les  poils,  les  glandes  sudoripares, 
étant  souvent  relativement  épaisses,  devront  être  conservées  dans 
la  térébenthine  du  Canada  ou  dans  la  solution  chloroformique  de 
la  colophane  (voy.  p.  366).  Les  coupes  minces  une  fois  rendues 
transparentes  et  gonllées  convenablement  par  l’eau  et  l’acide  acéti- 
que par  la  glycérine  acidulée  ou  non,  peuvent  souvent  être  conser- 
vées simplement  dans  ce  liquide  ou  dans  la  gélatine  glycérinée. 

Il  est  souvent  utile  de  teinter  ces  coupes  dans  le  carmin  pour  les 
étudier  et  aVant  de  les  préparer  pour  les  conserver.  \ous  n’avons 
pas  à revenir  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit  de  leurs  injections 
fp.  79). 
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791.  On  pratiquera  des  roupes  minces,  comme  nous  l’avons  in- 
diqué plus  haut,  pour  étudier  les  lésions  du  derme  dans  un  grand 
nombre  de  dermatoses,  telles  que  les  papules  du  prurigo;  l’esthio- 
méiie  ou  lupus;  l’hypertrophie  papillaire,  simple,  dermique  et 
muqueuse  ; les  verrue»,  etc.;  l’hypertrophie  du  derme  et  des  pa- 
pilles de  la  peau  condylomateuse  et  végétante,  celles  des  mu- 
queuses du  col  vésical,  de  la  langue,  etc.;  les  masses  morbides 
dites  tuberculeuses  du  molluscum  ; de  la  lèpre  avec  production  de 
noyaux  analogues  à ceux  du  molluscum;  les  altérations  derino- 
épidermiques  de  l’ecthyma,  du  rupia,  les  taches  syphilitiques, 
l’ichlhyose.etc.  La  constitution  des  croûtes  et  autres  modifications, 
de  l’épiderme  subordonnées  aux  altérations  circulatoires  et  autres 
du  derme  encore  mal  déterminées  a souvent  besoin  d'étre  observées 
à l’état  frais  (v.  p.  "i32,  etc  ),  surtout  si  ce  sont  des  croûtes  diver- 
sement colorées  et  agglutinées  par  une  substance  hyaline,  de  con- 
sistance demie!,  devenant  cassante  par  dessiccation, se  ramollissant 
au  contact  de  l’eau  comme  l’albumine  desséchée,  ou  mêlées  de 
leucocytes,  d'hématies,  de  granules  graisseux,  selon  l’espèce  d’al- 
tération du  derme  sous-jacent  qui  les  a produites.  Dans  l’ecihyma 
et  le  rupia,  on  recherchera  s'il  y a ou  non  destruction  des  papilles 
au-dessous  des  croûtes  épidermiques,  d’où  ulcération.  C’est  sur  des 
coupes  du  tissu  durci  qu’on  étudiera  les  dispositions  anatomiques 
de  V engorgement,  la  matière  ,imorphe  grenue  entre  les  éléments 
du  tissu  dermique  et  les  altérations  par  réplétion  et  destruction 
des  lymphatiques  dans  l’érysipéle. 

Dans  le  cas  de  chancre  infectant,  on  cherchera  l’état  finement 
grenu  des  tissus  ambiants.  Dans  le  chancre  induré  consécutif  on 
constatera  l’hypergenése  du  tissu  lamineux  avec  une  matière 
amorphe,  tenace,  interposée  et  à la  fois  dermique  et  sous-cutané. 

Dans  la  première  période  de  formation  du  chancre  simple,  on 
constatera  la  mortification  en  masse  du  tissu  dermique. 

Dans  les  pustules  de  la  variole,  etc.,  les  phénomènes  se  passent 
dans  l’épiderme  surtout  et  des  coupes  du  derme  durci  permettent 
de  suivre  toutes  les  phases  des  modifications  morbides. 

On  procé(h;ra  de  même  pour  observer  les  produits  morbides  de  tex- 
ture dermique  par  génération  hétérotopique  kysteuse  dans  l’ovaire, 
le  testicule,  etc.,  dites  parfois  inclusions  fœtales,  on  verra  ainsi  leurs 
papilles,  leur  couche  épidermique  et  leurs  organes  sous-cutanés, 
tels  que  la  couche  adipeuse,  avec  les  glandes  sudoripares  et  l’appa- 
reil pileux  (fig.  173). 
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C’est  à l'aide  de  coupes  pratiquées,  comme  on  l'a  vu  plus  haut 
(page  G65),  qu'on  étudie  les  callosités , les  cors , les  épaississe- 


Coupe  de  U paroi  d'un  kyste  pileui  de  Tovaire  du  volume  des  deux  points  trouvé 
sur  le  cadavre  d’une  (emine  de  tiO  ant«.  Groptie  40  fois.  a.  Mince  couche  épidermique 
dans  laquelle  les  cellules  étaient  distinctes  même  vers  la  surface  où  elles  man*iuaient 
de  noyau,  forni.int  la  face  iiilerne  de  la  caviié  kyptique.  bb.  Trame  dermique,  kk. Cou- 
che de  tissu  lamineux.  continue  avec  le  derme,  mais  pi  >s  transparente,  c,  c.  Couche 
adi|)euse  formant  la  poriion  externe  de  la  paroi  du  kyste,  d.  Glomcrule  d'une  «lande 
sudoripare  plongée  dans  le  tissu  adipeux  et  se  rendant  par  un  canal  llexueux  à U 
surface  dermique  f.  Glandes  séhacées  se  jetant  dans  les  follicules  pileux,  g.  Rxtre- 
mité  bulbaire  au  fond  du  follicule,  hh.  Matière  sébacée  en  gouttelettes , i-emplissant  la 
portion  dermique  suporncielle  des  follicules,  i.  Poils  de  la  longueur  de  ceux  de  l'ais- 
selle. j.  Po)l  et  follicule  du  duvet. 
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mcnls  épidermiques  avec  hypertrophie  papillaire  et  amincissement 
(lu  derme,  el  dans  ces  productions  l’adhérence  des  cellules  A sur- 
faces de  juxtaposition  encore  reconnaissables  sans  soudure  com- 
plète comme  dans  les  ongles,  bien  que  non  séparables  comme  dans 
les  épithéliomas.  Il  en  est  de  même  pour  l'examen  des  cornes  cu- 
tanées avec  adhérence  de  longues  cellules  pavimenteuses,  comme 
dans  les  gaines  épiihéliales  des  papilles  de  la  langue,  sans  qu'il  y 
ait  soudure  des  cellules,  comme  elle  a lieu  dans  les  ongles  cl  dans 
les  cornes  normales  dont  elles  diffeTenl  en  cela. 

Muqueuses  el  leurs  glandes. 

792.  L’étude  des  muqueuses  à l’état  frais  offre  une  grande  im- 
portance pour  voir  la  disposition  de  leurs  épithéliums  ciliés  ou  non 
et  pour  observer  la  disposition  dos  villosités,  débarrassées  ou  non 
de  leur  épithélium. 

Pour  examiner  ces  villosités  et  étudier  leurs  contractions,  il 
faut  faire  des  coupes  minces  avec  des  ciseaux  courbes,  tant  paral- 
lèlement que  perpendiculairement  à la  surface  de  la  muqueuse  d’iiii 
animal  réceinmeut  tué.  On  les  étale  doucement  dans  du  mucus 
clair,  dans  une  sérosité  ou  dans  l’eau,  et  ou  les  examine  à des 
grossissements  de  100  à 400  diamètres  successivement  pour  voir 
leur  retrait  avec  plissements  transversaux,  conséquence  de  leurs 
contractions. 

On  les  traite  ensuite  par  l’acide  acétique  et  par  la  glycérine  pour 
voir  les  noyaux  de  leurs  fibres  musculaires  et  les  petits  noyaux 
dits  du  tissu  cellulaire,  lymphoïdes,  adénoïdes,  etc.,  qui  existent 
dans  leur  substance  et  dans  la  trame  même  de  la  muqueuse. 

On  procède  d’une  manière  analogue  pour  étudier  la  réplétion  des 
cellules  épitbéliales  et  du  lymphatique  central  des  villosités  pen- 
dant la  durée  de  Vabsorption  intestinale  dos  corps  gras. 

Des  coupes  minces  de  ce  genre  portant  sur  toute  l’épaisseur  des 
l■luqneuses  gastrique,  intestinale,  utérine,  etc.,  permettent  sou- 
vent d'isoler  convenablement  par  dilacération  quelques-uns  de 
leurs  follicules,  de  mani(’*re  à en  voir  A l'état  frais  l’épithélium 
prismatique  cilié  ou  non. 

Les  préparations  ainsi  faites  se  conservent  difficilement  sans 
altération  ; pourtant  ou  peut  en  garder  assez  longtemps  dans  les 
liquides  de  Pacini  et  dans  la  gélatine  glycérinée  après  ou  sans 
addition  de  teinture  de  carmin. 

Pour  voir  les  follicules  inclus  dans  les  muqueuses  gastrique 
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(H  iiili’slinale,  ou  se  sert  avec  avantage  des  portions  de  muqueuses 
i|ui  ont  été  gonflées,  ramollies  et  rendues  transparentes  par  leur 
séjour  dans  l’acide  acétique  étendu,  dans  l’acide  tartriqne  ou  même 
idiauffées  pendant  quelques  instants  dans  l’eau  acidulée  avec  l’acide 
sulfurique  (p.  527). 

On  pratique  ensuite  des  tranches  minces  avec  le  rasoir  on  des 
ciseaux  courbes,  on  en  prend  de  petits  lambeaux  que  l’on  examine 
à un  faible  grossissement  dans  la  glycérine,  pour  voir  la  forme,  le 
volume  et  les  rapports  des  follicules  que  ces  agents  ne  rendent  pas 
transparents. 

ün  cherebera  en  même  temps  à observer  dans  la  trame  des  pa- 
pilles et  dans  celle  de  la  portion  intra-glandulaire  du  tissu  les 
noyaux,  soit  sphériques, soit  ovoides  dits  du  tissu  cellulaire  on  em- 
bryo-plastiques.  Mais,  pour  bien  déterminer  leur  situation  réelle 
dans  la  substance  intervasculaire  et  inlerglandniaire  des  mu- 
(lueuscs,  ce  sont  les  coupes  sur  le  tissu  durci  et  surtout  plongé 
d’abord  dans  la  gomme  arabique  qu'il  faudra  faire  (voy.  ci-aprés). 

793.  Le  meilleur  moyen  pour  étudier  les  muqueuses  consiste, 
ainsi  que  Frey  l’a  indiqué  à juste  titre,  à les  placer  fraîches  dans 
l’alcool,  qu’elles  aient  ou  non  été  injectées  ou  encore  ayant  leurs 
vaisseaux  pleins  de  sang.  On  les  laisse  durcir  en  changeant  au  be- 
soin plusieurs  fois  le  liquide.  L’ne  fois  la  consistance  voulue  ob- 
tenue, on  pratique  les  coupes  minces  dans  les  diverses  directions 
voulues  à l’aide  du  rasoir'. 

On  étale  celle-ci  dans  la  glycérine,  dans  l’eau  avec  un  peu  d’a- 
cide acétique,  etc.,  ou  dans  la  glycérine  avec  un  peu  de  teinture  de 
carmin,  sur  les  coupes  montrant  les  follicules  dans  le  sens  de  leur 
longueur  et  surtout  sur  celles  qui,  faites  à différentes  hauteurs,  les 
divisent  en  travers;  on  se  préoccupera  de  voir  leur  paroi,  ses  raj)- 
ports  avec  les  tissus  ambiants,  et  surtout  de  comparer  répilhélium 
du  fond  à celui  du  reste  de  la  longueur  du  cul-de-sac. 

Ce  moyen  est  de  plus  applicable  à l’étude  des  oviductes,  des  oi- 
seaux et  des  autres  vertébrés,  des  cornes  utérines  de  divers  mam- 
mifères, etc.,  et  permet  de  voir  aussi  les  rapports  et  la  structure^ 
des  autres  couches  de  ces  organes.  Dans  ces  circonstances,  on  peu 
aussi  durcir  ces  derniers  dans  le  li(|uide  de  Millier,  les  diverses  so 
Intions  de  chromâtes,  etc.  Le  séjour  dans  l’eau  légèrement  aci- 
dulée ou  additionnée  de  glycérine  suffit  en  général  pour  rendre 
aux  tissus  leur  gonflement  habituel  et  augmenter  leur  transpa- 
lencc  pour  voir  les  libres  élastiques  quand  clics  en  renferment. 
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les  noyaux  embryo-plastiquos  ronds  ou  ovoïdes  plus  ou  moins 
nombreux  qu'elles  renferment. 

On  peut,  en  balayant  les  coupes  à l'aide  d’un  pinceau  dans  l'eau 
pure  ou  alcoolisée,  les  débarrasser  de  leurs  épithéliums,  surtout 
lorsqu'il  s’agit  de  l'étude  des  plaques  de  Peyer  et  même  des  villo- 
sités. 

791.  Nous  avons  déjà  vu  que,  pour  étudier  les  villosités  et  en 
faire  des  sections,  on  peut  se  servir  utilement  des  muqueuses  prises 
dans  la  gomme  desséchée  (voy.  p.  5G‘2).  Par  ce  moyen  on  parvient 
à faire  des  coupes  transversales  et  des  coupes  longitudinales  des 
villosités  même  aussi  bien  que  des  glandes  et  de  toules  les  mu- 
queuses qui  sont  celles  qui  permettent  le  mieux  de  voir  les  rap- 
ports de  toutes  leurs  parties  constituantes. 

Ces  préparations  peuvent  être  conservées  dans  la  glycérine 
acidulée  ou  gélatinée,  dans  les  liquides  de  Pacini  et  de  Beale,  etc. 
La  plupart,  surtout  celles  qui  sont  injectées  ou  un  peu  épaisses, 
doivent  être  conservées  dans  la  térébenthine  du  Canada  ou  dans  la 
solution  chloroformique  de  colophane  (p.  566). 

C’est  sur  des  coupes  minces  surtout,  faites  comme  nous  ve- 
nons de  le  dire,  que  l’on  étudiera  les  lésions  que  présentent  les 
muqueuses  dans  les  c.as  d'induration,  l’hypergenèse  des  éléments 
fibreux  de  la  trame  et  atrophie  glandulaire;  les  lésions  glandulaires 
diverses  des  muqueuses,  les  ulcérations  qui  souvent  sont  d’origine 
glandulaire,  les  cicatrices  lisses,  sans  villosités,  ni  glandes  ; les 
cicatrices  fibreuses  avec  beaucoup  de  matière  amorphe. 

Quant  aux  produits  morbides  qui  dérivent  des  muqueuses,  ils  sont 
principalement  d’origine  glandulaire  et  n’offrent,  en  général,  rien 
de  propre  à la  trame  de.  la  muqueuse  dans  leurs  caractères,  sauf  la 
situation,  qui,  quant  au  reste,  ne  joue  qu’un  rôle  secondaire.  C’est, 
par  conséquent,  comme  les  tissus  de  nature  glandulaire,  qu’on  les 
préparera  pour  les  observer. 

On  procédera,  au  contraire)  comme  il  a été  dit  précédemment 
(g  795),  pour  étudier  la  netteté  des  différences  que  présentent 
les  muqueuses  et  la  peau  à la  limite  de  leur  jonction,  quant  à la 
présence  ou  l'absence  des  papilles,  de  telles  ou  telles  glandes,  comme 
à la  jonction  de  la  peau  de  l'anus  avec  le  rectum  ; à l'union  de  la 
muqueuse  a‘sophagienne  avec  celle  de  l’estomac,  du  larynx  et  du 
pharynx,  des  ailes  du  nez  avec  la  pituitaire,  ainsi  que  la  netteté  de  la 
délimination  des  altérations  produites  eu  ces  points,  tels  que  les 
chancres,  les  plaques  muqueuses,  etc. 
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Préparation  du  tissu  séreux. 

795.  La  texture  des  séi-euses  est  des  plus  faciles  à étudier.  Ou 
peut,  sur- la  plupart  d’entre  elles,  trouver  des  portions  minces, 
translucides,  dont  on  peut  détacher  un  mince  lambeau  avec  une 
pince  line  et  des  ciseaux  pour  le  placer  entre  deux  lames  de  verre. 

Mis  dans  l'eau,  le  fragment  le  plus  transparent,  comme  une  por- 
tion des  épiploons,  devient  opalin,  sans  toutefois  cesser  de  montrer 
sa  texture,  même  à un  fort  grossissement.  Cet  inconvénient  est 
bien  moins  prononcé,  si  on  place  l’objet  préparé  dans  une  sérosité 
incolore  ou  dans  de  l’eali  légèrement  glycérinée. 

On  peut,  sur  ces  préparations,  voir  les  fibres  lamineuses  isolées 
ou  en  faisceaux,  droites  ou  ondulées,  ainsi  que  les  fibres  élastiques 
entre-croisées,  éléments  disposés  sur  un  seul  ou  plusieurs  plans  con- 
tigus ou  limitant  des  espaces  pleins  de  substance  hyaline,  avec  ou 
sans  noyaux  libres,  qui  composent  ces  membranes.  Ces  derniers 
éléments  ne  sont  généralement  visibles  qu’aprés  l’action  de  l’acide 
acétique.  Ces  préparations  se  conservent  bien  dans  la  gélatine 
glycérinée,  etc. 

Ce  réactif  met  en  évidence  encore  les  capillaires, quand  ils  ne  sont 
pas  visibles  immédiatement  par  injection  ou  par  congestion. 

L’épithélium  des  séreuses  se  voit  souvent  aussi  sur  ces  prépara- 
tions fraîches,  ou  sinon  il  faut  en  enlever  des  lambeaux  par  le 
raclage,  que.  l’on  examine  dans  l'eau  à un  fort  grossissement.  Pour 
être  sûr  de  son  absence,  lorsqu’on  ne  l’aperçoit  pas  de  suite,  il 
faut  laisser  un  lambeau  de  séreuse  pendant  vingt-quatre  heures 
environ  dans  la  solution  de  nitrate  d’argent.  On  voit  alors  aisément 
ses  cellules  polygonales,  mais  sans  noyau,  que  l'on  observe  sous 
divers  grossissements.  (Voy.  p.  39  g 56  et  p.  311  g 410.) 

Les  lymphatii|ucs  des  séreuses  se  préparent  comme  nous  l’avons 
dit  plus  haut  (pages  63  et  suiv.)  ; nous  avons  indiqué,  là  aussi. 
Comment  on  conserve  ces  préparations.  Les  couches  épithéliales 
traitées  pai-razotalc  d'argent,  se  conservent  de  la  même  manière. 

C'est  en  associant  les  préparations  faites  par  dilacération, 
des  tissus  frais  aux  coupes  faites  par  les  mêmes  tissus  durcis, 
qu’on  étudiera  dans  les  séreuses,  les  néo-mevibranes,  leur  évolu- 
tion, leurs  vaisseaux  lymphatiques  et  sanguins,  les  différences  qui 
les  séparent  des  pseudo-membranes  fibrineuses;  les  néo-membranes 
des  synoviales  et  leurs  végétations  dans  les  tumeurs  blanches,  etc.; 
les  néo-membranes  arachnoïdiennes  ou  de  la  pie-raére  ; leurs  adhé- 
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rences  ù la  diire-mêro,  leurs  hémorrhagies  ; les  lâches  et  épaississe- 
ments ou  plaques  blanchâtres,  laiteuses  du  péricarde,  etc.,  les 
néo-membranes  avec  épai.<.sisspineiits  de  la  tunique  vaginale,  leurs 
hémorrhagies;  les  épaississements  du  péritoine  dans  les  sacs  her- 
niaires avec  production  de  taches  noires  dans  la  trame  , taches 
dues  à des  amas  d'hématosine  ainsi  que  dans  les  cas  d'hématocéle, 
et  ennu,  les  végétations  des  synoviales  et  les  grains  riziformes.  Les 
tumeurs  épithéliales  des  séreuses  à cellules  trés-larges , trés- 
minces,  translucides,  avec  ou  sans  excavations,  pleines  de  liquide 
ou  de  corps  solides,  arrondis,  hyalins,  fréquentes  dans  l'araclinoïde 
cérébrale,  contenant  de  nombreux  globes  épidermiques,  se  prépa- 
rent comme  les  tumeurs  épithéliales,  en  général. 

I 

ART.  vit.  — ÉTIIIE  DC  TISSD  MCSCIILAIRK. 

Muscles  de  la  rie  végétative. 

7D6.  Pour  étudier  les  fibres-cellules,  on  prend  un  fragment 
long  de  deux  à trois  millimétrés  avec  une  pince  fine  et  des  ciseaux 
courbes,  sur  un  fai.sccau  musculaire  de  rcesophage,  de  la  vessie,  de 
l’utérus  gravide,  des  couches  longitudinale  ou  circulaire  de  l’in- 
testin. On  le  dilacére  lentement  et  aussi  minutieusement  que  pos- 
sible, afin  d’avoir  des  fibres  isolées  en  aussi  grand  nombre  que 
1 ou  pourra  pour  les  étudier  sous  uu  grossissement  de  400  à 500 
diamètres. 

(À'  n esi,  en  général,  qu’en  faisant  courir  le  porte-objet  sous  l’ob- 
jectif, que  l’on  peut  suivre  les  fibres  dans  toute  leur  longueur,  et 
constater  leur  forme  de  fuseau  aplati,  avec  un  noyau  vers  le  mi- 
lieu.On  les  traitera  ensuite  par  l’acide  acétique,  pour  observer  leur 
noyau,  soit  dans  les  fibres  isolées,  soit  dans  celles  qui  sont  juxta- 
posées et  fasciculées. 

On  peut  faciliter  leur  isolement  en  laissant  tremper  les  tissus 
quelques  heures  ou  quelques  jours  dans  le  mélange  nitro-chlor- 
hydriipie  (p.  201),  ou  dans  de  l’alcool  étendu  d'eau  et  un  peu  aci- 
dulé avec  l’acide  azoti(|iie.  Dans  ces  conditions,  les  fibres  devien- 
nent un  peu  plus  foncées  et  sont  souvent  revenues  sur  elles-mêmes 
en  plis  onduleux,  un  peu  plus  larges  et  un  peu  moins  longues  que 
dans  les  conditions  ordinaires. 

797.  Pour  préparer  le  tissu  musculaire  viscéral  à l’état  frais,  on 
en  peut  faire  des  coupes  longitudinales  ou  transversales  à l’aide 
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du  rasoir  ou  des  ciseaux  courbes,  que  l’on  étale  ou  non  sur  le 
porte  objet,  dans  l'eau  ou  dans  une  sérosité  limpide.  On  sait  que  le 
volume,  la  direction  et  la  diï-position  réciproque  des  faisceaux 
s'apprécient  très-bien  par  la  disposition  relative  des  noyaux  des 
fibres  rendues  transparentes,  ainsi  que  le  tissu  lamineux  ambiant, 
à l’aide  de  l'acide  acétique.  On  peut  remplacer  cet  agent  par  la 
coction  du  tissu  dans  l'eau  pure  ou  acidulée  (voy.  p.  326). 

On  peut  également  user  de  ces  mc^’ens  sur  les  coupes  de  pièces 
durcies,  comme  il  a été  dit  plus  haut  à propos  des  muqueuses, 
quand  le  simple  gonflement  dans  l'eau  ou  dans  la  glycérine  ne 
suffit  pas.  Les  coupes  du  tissu  durci,  faites  perpendiculairement  à 
la  direction  des  fibres,  montrent  bien  la  forme,  le  volume  et  la  jux- 
taposition réciproque  des  faisceaux  primitifs,  quand  elles  sont  con- 
servées dans  la  térébenthine  du  Canada.  On  peut,  du  reste,  les  pré- 
parer aussi  dans  la  glycérine  ordinaire  ou  gélatinée. 

Il  est  très-utile  d'étudier  des  coupes  faites  sur  l'utérus  de  la 
femme,  à l’état  de  vacuité,  et  rendues  transparentes  par  les  moyens 
habituels,  et  de  les  comparer  aux  préparations  exécutées  de  la 
même  manière  et  par  dilacération  sur  l’utérus  gravide.  Cette  com- 
paraison est  utile  également  sur  les  mammifères. 

Les  préparations  des  fibres  musculaires  de  la  vie  végétative, 
prises  dans  le  gésier  des  oiseaux  gallinacés,  etc.,  ne  se  font  pas 
autrement  que  les  précédentes,  tant  pour  leur  isolement,  que  lors- 
qu’il s'agit  de  faire  des  coupes  sur  le  tissu  frais  ou  durci,  portant 
ou  non  à la  fois  sur  les  tissus  tendineux  et  musculaire  de  cet 
organe.  (Pour  la  terminaison  de  leurs  nerfs,  voy.  p.  631.) 

Les  préparations  des  produits  morbides  qui  dérivent  de  ce 
tissu  se  feront  comme  il  vient  d'être  dit  (p.  672),  pour  étudier,  par 
exemple,  les  tumeurs  provenant  d’une  hypergenèse  de  ce  tissu  ; 
dans  l’utérus  et  les  ovaires  (corps  fibreux)  ; ici  la  coction  dans  l'eau 
pure  ou  acidulée  facilitera  l'examen  des  faisceaux  de  fibres-cellules. 
On  procédera  de  même  pour  suivre  leur  évolution,  leur  texture, 
leur  ramollissement  central,  observer  leur  état  phymatoîde  cen- 
tral, pour  déterminer  leur  vascularité,  la  disposition  de  leurs  fais- 
ceaux musculaires,  en  général  circulaires  ou  obliques  concentri- 
quement, celle  de  leur  matière  amorphe  et  des  fibres  lamineuses 
qui  accompagnent  ces  éléments. 

798.  Pour  préparer  les  fibres  musculaires  des  mollusques,  des  an- 
nélides,  etc.  (fig.  174),  les  procédés  à suivre  sont  les  mêmes  que  ceux 
qui  viennent  d'ètre  indiqués.  Leur  isolement  à l’état  frais  est  sou- 

C.  Robis.  — HicroMop»  15 
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vent  plus  difGcile  à obtenir,  en  raison  de  la  mollesse  de  ces  élé- 
ments. Leur  durcissement 
amène  en  général  leur  di- 
minution de  volume  à un 
point  qui  rend  l'étude  des 
coupes  également  moins 
aisée.  Les  fibres  prises  sur 
ccsanimaux  encore  vivants, 
sur  les  annélides  particuliè- 
rement, et  placées  dans  une 
sérosité, bien  qu'isolées,  s’y 
contractent  [encore  assez 
longtemps  sous  les 'yeux  de 
l'observateur.  Au  lieu  de 
conserver  leur  forme  régu- 
lièrement rubanne,  à bords 
parallèles  (fig.  174,  e),  elles 
deviennent  plus  étroites  sur 
certains  points  de  leu  lon- 
gueur et  plus  larges  sur 
d’autres,  avec  ou  sans  in- 
flexions (a,  b).  En  même 
temps,  les  parties  renflées 
offrent  des  plissements 
transversaux  assez  régu- 
liers (c,  d) . Sur  d’autres 
fibres,  ces  plis  transver- 
saux, plus  fins  que  dans  les 
cas  précédents,  se  produi- 
sent sans  que  la  forme  de 
celles-là  soit  notablement 
changée  (/).  Ces  formes  va- 
rient surtout  quand  les  fi- 
bres, se  contractant,  restent 
adhérentes  par  l’une  de 
leurs  extrémités. 


Fig.  ni. 

Fibres  musculaires  de  la  AVreta  »uncûz,  Savigny, 
isolées,  montrant  les  fonnes  qu’elles  présentent 
pendant  qu'eUei  ac  contractent. 


Eléments  et  tissu  musculaire  de  la  vie  animale  ou  à fibres  striées, 

799.  Pour  préparer  les  faisceaux  striés  des  muscles,  on  en  dila- 
c.érera  de  petits  fragments  dans  l’eau  ou  dans  une  sérosité,  et 
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Oïl  les  étudiera  sous  un  grossissement  de  200  à 500  diamètres. 

Pour  bien  voir  les  bandes  claires  et  foncées  transversales  (stries), 
on  choisira  sur  les  mammifères,  des  sujets  maigres,  et  on  prendra 
de  préférence  des  faisceaux  du  psoas,  du  diaphragme,  etc.  Sur  les 
muscles  des  membres,  on  trouve  davantage  des  faisceaux  dont  ces 
bandes  ne  sont  pas  très-nettes,  et  qui  montrent  bien  les  lignes  lon- 
gitudinales dues  à la  juxtaposition  des  fibrilles. 

11  importe  d’examiner  comparativement  de  ces  faisceaux  pris  sur 
un  animal  vivant,  ou  du  moins  qui  vient  d’ètre  tué,  placés  dans 
une  sérosité  tiède,  et  d’autres  faisceaux  pris  plus  ou  moins  long- 
temps après  qu'est  survenue  la  rigidité  cadavérique. 

Dans  ces  dernières  conditions,  les  hasards  de  la  dilacération  bri- 
sent souvent  et  écartent  le  faisceau  des  ribrillcs  contractiles,  de  ma- 
nière à laisser  voir  entre  les  deux  bouts  écartés  la  gaine  de  myo- 
lemme,  dont  on  peut  alors  bien  étudier  les  caractères. 

Quand  cette  particularité  ne  se  rencontre  pas,  il  faut  traiter  les 
faisceaux  par  l'acide  acétique,  qui  gonfle  et  liquéfie  un  peu  les 
fibrilles,  les  rend  transparentes,  en  fait  couler  en  quelque  sorte  la 
substance  dans  le  myolemme,  qu’il  n’attaque  pas  et  que,  par  suite, 
il  permet  de  voir,  ainsi  que  les  noyaux.  On  observe  en  môme  temps 
les  noyaux,  qui,  interposés  aux  fibrilles,  sont  entraînés  avec  elles 
et  se  distinguent  bien  de  ceux  du  myolemme. 

Pour  voir  les  fibrilles  isolées,  on  cherchera  le  bout  coupé  ou 
rompu  des  faisceaux  où  elles  sont  souvent  dissociées  hors  du  myo- 
lemine,  et  on  les  étudiera  sous  un  grossissement  de  500  à 800  dia- 
mètres. Cette  dissociation  se  voit  bien  sur  les  faisceaux  soumis  à 
une  coction  plus  ou  moins  prolongée  dans  l’eau. 

La  séparation  en  disques  minces  superposés  par  rupture  de  l’en- 
semble des  fibrilles  d’un  faisceau  vers  le  même  niveau,  correspon- 
dant toujours  au  point  de  jonction  d’une  bande  claire  avec  une 
bande  foncée,  se  voit  bien  sur  quelques-uns  des  faisceaux  dilacérés, 
après  durcissement  des  muscles,  dans  l’alcool  et  autres  liquides 
durcissants. 

Les  prépar.itions  des  muscles  des  insectes,  des  crustacés  et  des 
autres  articulés,  se  font  comme  sur  les  vertébrés.  Il  en  est  de  môme 
de  celles  qu’on  doit  faire  des  muscles  d'embryons  et  de  fo'tus,  à 
divers  iges  sur  ces  derniers,  pour  con^tater  les  phases  du  déve- 
loppement du  myolemme  et  des  fibrilles  contractiles,  dont  l’étude 
offre  une  grande  importance.  Voyez,  page  650,  ce  qui  concerne  la 
terminaison  des  nerfs  dans  ces  muscles. 
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Les  faisceaux  striés  sans  myolemmc,  mais  ramifiés  et  anastomosés 
de.?  parois  du  cœur,  ne  se  préparent  pas  autrement.  On  .en  réussit 
parfois  aussi  de  bonnes  préparations,  en  en  faisant  une  coupe  mince 
par  abrasion  avec  le  rasoir  ou  les  ciseaux  dans  la  direction  des 
fibres,  que  l’on  étale  ensuite  doucement  ou  que  l’oii  dissocie  avec 
les  aiguilles.  Au  milieu  de  fragments  irréguliers  et  ne  se  prêtant 
pas  à l'étude,  on  en  trouve  qui  montrent  très-bien  les  fines  stries, 
les  noyaux,  les  granulations,  les  ramifications  et  les  anastomoses 
des  faisceaux,  dans  les  préparations  faites  en  raclant  le  tissu  du 
cœur  avec  le  tranchant  d'un  bistouri. 

Il  importe  de  comparer  les  préparations  faites  à l'état  frais  avec 
du  tissu  de  la  face  externe  du  ventricule  à celle  du  tissu  de  la  face 
interne  des  oreillettes,  pour  constater  les  différe.ic^s  de  volume, 
d'état  granuleux,  etc.,  de  leurs  faisceaux,  qui  se  retrouvent  sur 
presque  tous  les  vertébrés. 

L'étude  de  rarrangement  réciproque  des  faisceaux  striés  entre 
eux  pour  former  les  faisceaux  secondaires,  les  rapports  de  ceux-ci 
entre  eux  et  avec  les  minces  cloisons  du  tissu  lamineux  qui  le  sé- 
parent dans  les  muscles  normaux  comme  dans  ceux  qui  se  sont  atro- 
phiés , avec  ou  sans  substitution  adipeuse,  se  voient  aisément  sur 
des  coupes  faites  à l'aide  des  muscles  durcis,  soit  par  dessiccation, 
soit  dans  l'alcool,  dans  le  liquide  de  Millier,  ou  dans  la  solution  de 
chroraate  rouge  de  potasse.  On  les  place  ensuite  dans  l’eau  glycé- 
rinée,  pour  rendre  au  tissu  son  volume  et  sa  transparence,  et  on 
les  étudie  d'abord  à un  grossissement  de  80  à 100  diamètres,  puis 
de  plus  en  plus  forts. 

Ces  coupes  doivent  être  faites  tant  parallèlement  que  perpendicu- 
lairement à la  direction  des  faisceaux.  Il  faut  en  pratiquer  qui  por- 
tent à la  fois  sur  le  muscle  et  le  tendon  à leur  point  de  jonction, 
l’our  le  cœur,  il  est  surtout  important  d'en  pratiquer  qui  portent  à 
la  fois  sur  le  muscle  et  les  anneaux  fibreux,  les  veines  caves  et  pul- 
monaires, le  péricarde  et  l’endocarde,  sur  les  colonnes  charnues  et 
les  tendons  leur  faisant  suite,  etc. 

Celles  de  ces  coupes  qui  sont  faites  sur  des  muscles  injeclés 
doivent  être  préparées  dans  la  térébenthine  du  Canada  ou  dans  la 
solution  chloroformique  de  la  colophane  fp.  307),  qui  les  conser- 
vent indéHniinent  et  rondent  trés-évidenis  tous  les  détails. 

Les  autres  peuvent  être  mises  dans  la  glycérine  pure  ou  avec  un 
peu  d’acide  acétique,  dans  la  gélatine  glycérinée,  etc.,  sans  que 
ces  liquides  ni  les  actions  auxquelles  un  a soumis  les  tissus  fassent 
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perdre  aux  faisceaux  musculaires  leurs  caraclfres  essentiels. 

Quand  les  muscles  ou  le  coeur  étaient  congestionnés  au  moment 
où  on  les  a plongés  dans  la  solution  de  chromate,  les  coupes  per- 
mettent de  suivre  la  distribution  des  capillaires  presque  aussi  bien 
que  sur  les  organes  injectés,  en  raison  de  la  persistance  des  globules 
rouges  durcis  et  devenus  foncés.  11  en  est,  du  reste,  ainsi  pour  tous 
les  autres  tissus  durcis  dans  ces  conditions. 

800.  On  devra  procéder,  comme  je  viens  de  le  dire,  pour  étudier 
dans  les  muscles,  surtout  à l’état  frais  : 1“  Leur  inflammation  et  les 
causes  anatomiques  de  la  couleur  d’un  noir  verdAlre  dont  elle  dé- 
termine l'apparition,  qu'il  y ait  ou  non  suppuration , mais  surtout 
dans  ce  cas;  2°  Varrél  de  développement  des  muscles,  des  pied- 
bots,  portant  sur  les  faisceaux  striés  seulement,  qui  offrent  la  pâ- 
leur de  l’état  fœtal  presque  sans  granules,  pendant  que  le  péri- 
myzium  continue  son  développement  (cette  lésion  est  dite  à tort 
transformation  fibreuse,  mais  il  n’y  a là  aucune  transformation, 
le  muscle  ne  s’élant  pas  encore  développé),  avec  ou  sans  exagéra- 
tion de  la  production  des  lobules  adipeux  ; 3’  Vatrojàie  musculaire 
progressive,  l'état  grenu  des  faisceaux  primitifs,  leur  atrophie  sui- 
vie ou  non  de  substitution  adipeuse,  selon  les  causes,  l’état  du 
myolemme  et  l’état  des  éléments  accessoires  du  tissu,  tels  que  les 
tubes  nerveux,  les  vésicules  adipeuses,  etc.;  i“  l'atrophie  de  l’amai- 
grissement et  de  certains  étals  morbides  analogues,  réduisant  les 
faisceaux  jusqu’à  n’avoir  plus  que  le  dixiéme  de  leur  diamètre  sans 
perte  des  stries  ni  de  la  contractilité  ; 5*  l’hypertrophie  dans  les 
muscles  ordinaires  et  dans  le  cœur,  par  augmentation  du  volume 
des  faisceaux  ; les  altérations  de  voisinage  dans  les  cas  do  tu- 
meurs, d’abcés  intra-musculaires  ; les  ruptures  et  sections  déter- 
minant l’atrophie  conoîde  avec  aplatissement  des  bouts  coupés  des 
faisceaux  striés,  avec  production  de  noyattx  embryo-plastiques  dans 
la  substance  fibrillaire  contractile  devenue  grenue,  perdant  ses 
stries  ; noyaux  presque  tous  disposés  en  séries,  en  plaques  ou  en 
petit  groupes;  7“  Vétat  granuleux  des  faisceaux  dans  le  cœur,  en 
ayant  soin  de  ne  pas  confondre  l’état  finement  grenu  normal  trés- 
marqué  sur  les  faisceaux  de  la  face  interne  des  parois  ventricu- 
laires et  auriculaires  surtout,  avec  l’ét.it  granuleux  morbide  ; 8°  l’n" 
trophie  avec  substitution  graisseuse  dans  la  paraplégie,  etc. 

ART.  VIII.  — ÉTUDE  DBS  PARÉNCHTIIES  CLARDOUIRES. 

801 . Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit  pré- 
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céderaraent  de  la  manière  d’injecter  les  conduits  excréteurs  de 
ces  organes  (p.  74),  et  d'en  pratiquer  des  coupes  transversales 
(p.  652).  Nous  noterons  que  le  côté  le  plus  difficile  peut-être  de 
cette  étude  est  celui  qui,  dans  les  vertébrés  surtout,  concerne  leur 
contimiation  avec  les  culs-de-sac  de  chaque  acinus.  C’est  surtout 
par  une  dissection  minutieuse  à l’œil  nu,  ou  mieux  sous  le  micro- 
scope à dissection,  que  l’on  parvient  é suivre  ces  canaux  injectés  ou 
non  jusqu’à  cette  jonction.  Quand  on  a réussi  cette  partie  de  la 
préparation,  il  faut  enlever  à la  fois  l’acinus  et  une  portion  du  con- 
duit avec  des  ciseaux  courbes  et  des  pinces  pour  tes  examiner 
sous  forme  de  préparation  transparente  dans  la  glycérine,  l’eau  et 
l’acide  acétique  oii’la  solution  d’acide  tartrique.  Sons  un  grossis- 
sement faible  d’abord,  puis  de  plus  en  plus  puissant,  on  cherchera 
A voir  la  paroi  propre  des  culs-de-sac,  sa  continuité  avec  le  canal 
excréteur  par  une  portion  plus  étroite  que  le  fond  même  du  cul- 
de-sac,  ce  qui  amène  souvent  la  séparation  des  doux  parties  à ce 
niveau. 

Ces  préparations  réussissent  en  général  mieux  sur  les  glandes 
des  fœtus  chez  lesquels  la  trame  de  tissu  lamineux  interposée  aux 
acini,  est  moins  abondante  et  plus  molle  que  chez  l’adulte.  Dans 
ce  dernier  cas,  du  reste,  il  est  utile  de  rendre  cette  trame  transpa- 
rente avant  la  dissection,  par  un  séjour  plus  ou  moins  prolongé  de 
l’organe  dans  la  solution,  d’acide  tartrique  ou  dans  le  liquide  acé- 
tique deBcale  (p.  2X8  et  296). 

Pour  isoler  des  culs-de-sac  de  la  trame  ambiante  et  voir  leur 
paroi  propre  ainsi  que  leur  épithélium,  il  importe  de  les  examiner 
sur  des  organes  frais.  Pour  cela,  on  pratique  des  coupes  minces 
avec  le  rasoir  ou  par  abrasion  avec  un  scalpel  ou  des  ciseaux.  On 
les  étale  ou  même  on  les  dilacère  à l’aide  des  aiguilles,  dans  l’eau  ou 
dans  une  sérosité  pour  en  voir  l’ensemble  à un  faible  grossisse- 
ment et  les  détails  à l’aide  do  ceux  de  50Ü  à 600  fois.  Parfois  on 
obtient  une  portion  des  ciils-de-sac  d’un  acinus  encore  réunis  en 
grappe  et  plus  ou  moins  bien  isolés  de  la  trame  ambiante  on  ra- 
clant simplement  la  surface  de  la  glande  fraîchement  coupée.  On 
trouve  naturellement  en  même  temps  un  très-grand  nombre  de  cel- 
lules ou  de  noyaux  de  l’épithélium,  isolés  ou  réunis  en  petits  lam- 
beaux, flottant  dans  le  liquide  de  la  préparation. 

Sur  les  organes  congelés  on  peut  obtenir  des  coupes  très-minces 
qui,  dilacérées  ou  non,  montrent  bien  les  rapports  des  culs-de-sac 
avec,  la  trame  ambiante  et  la  disposition  des  éléments  de  celle-ci, 
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ainsi  que  des  épithéliums  conservant  les  caractères  qu'ilt  ont  à 
l'état  frais. 

On  traitera  certaines  de  ces  préparations  par  l’acide  acétique 
pour  mettre  en  évidence  les  fibres  élastiques  de  la  trame  entourant 
les  culs-de-sac  et  séparant  les  acini  et  pour  juger  de  leur  quantité. 
Cette  action  pourra  souvent  aussi  déceler  la  présence  des  fibres 
musculaires  de  la  vie  végétative  formant  une  couche  plus  ou  moins 
mince  autour  des  acini  des  glandes  mammaires,  salivaires,  etc. 

frarmi  les  préparations  destinées  à bien  montrer  la  forme,  le  vo- 
lume des  culs-de-sac  et  leur  continuité  avec  les  conduits  escréteurs 
de  chaque  sinus,  il  faut  noter  celles  qui  doivent  être  faites  sur  les 
glandes  en  grappe  des  embryons  dans  lesquelles  le  tissu  frais  est 
mou.  Ces  préparations  se  font  bien  par  dilacération  méthodique 
directe  ou  sous  le  microscope  à dissection  avec  ces  mêmes  glandes 
après  un  séjour  plus  ou  moins  long  dans  la  solution  d'acide  tar- 
trique  ; elles  se  conservent  bien  dans  la  gélatine  glycérinée. 

Une  injection  de  la  solution  d’azotate  d’argent  indiquée  pages  39 
et  40,  et  ci-après  (p.  681),  dans  les  conduits  excréteurs  d’une 
glande  en  grappe  fraîche  rend  plus  nette  la  délimitation  des  cel- 
lules épithéliales  ; elle  rend  par  suite  plus  facile  à voir  leur  dispo- 
sition dans  les  culs-de-sac  et  la  conformation  de  ceux-ci.  On  les  pré- 
pare comme  il  vient  d’être  dit  ou  par  des  coupes  après  durcissement. 

Toutes  les  particularilés  qui  viennent  d’étre  indiquées  s’appli- 
quent également  à la  préparation  des  tumeurs  d'origine  glandu- 
laire pour  en  observer  successivement  ou  simultanément  les  élé- 
ments plus  ou  moins  altérés  et  la  texture  plus  ou  moins  modifiée 
comparativement  à l’état  normal. 

On  peut  conserver  les  préparations  de  ces  tissus  frais  dans  les 
liquides  de  Pacini  (p.  376)  surtout,  ainsi  que  dans  la  gélatine  gly- 
cérinée (p.  372). 

802.  Pour  voir  exactement  le  diamètre  total  des  culs-de-sa^, 
celui  de  leur  canal  central,  la  disposition  des  épithéliums  à leu,, 
face  interne,  la  distribution  du  tissu  de  la  trame  glandulaire  entre 
ceux-là  et  entre  les  acini  considérés  dans  leur  ensemble,  on  fera 
des  coupes  minces  sur  des  glandes  durcies  dans  l’alcool,  dans  le 
liquide  de  Muller  ou  dans  les  solutions  plus  ou  moins  concentrées 
de  bichromate  de  potasse. 

L’alcool  et  le  liquide  de  Müllcr  sont  préférables  aux  autres 
agents  durcissants.  On  rendra  aux  tissus  leur  transparence  à l’aide 
de  la  glycérine  ou  par  l’action  de  l’acide  acétique.  On  s’aidera 
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utilement  de  l'action  colorante  de  la  teinture  de  carmin  sur  les 
noyaux  des  cellules  épithéliales,  etc. 

Ces  coupes  devront  être  faites  en  diverses  directions  en  tenant 
toujours  compte  dans  l'interprétation  des  dispositions  observées 
de  ce  fait  que  ces  préparations  montrent  des  sections  de  cylindres 
creux,  fréquemment  flexueux,  tranchés  directement  suivant  tel  ou 
tel  de  leur  axe,  ou  au  contraire  à des  degrés  divers  d'obliquité. 

Sur  les  pièces  non  injectées,  il  faut  tenir  compte  aussi  de  ce  que 
ces  tranches  font  voir  la  section  des  vaisseaux  sanguins  congestion- 
nés ou  non,  plus  ou  moins  gros,  et  celle  des  canaux  excréteurs  dont 
l'étude  ne  doit  pas  être  négligée. 

Ces  coupes  montrent  le  canal  des  culs-de-sac,  leurs  rapports 
avec  la  trame  et  avec  les  conduits  qui  parcourent  celle-ci,  mais  elles 
ne  montrent  que  rarement  bien  le  fond  des  culs-de-sac,  le  mode  de 
réunion  de  ceux-ci  avec  le  conduit  excréteur  qui  part  de  leur  en- 
semble formant  l'acinus.  C'est  aux  préparations  du  tissu  frais 
faites  comme  il  a été  dit  plus  haut,  qu’il  faut  recourir  pour  voir 
ces  détails  importants,  aussi  bien  sur  les  tumeurs  d'origine  glan- 
dulaire que  sur  les  glandes  normales. 

Toutes  ces  préparations  durcies  se  conservent  bien  dans  la 
glycérine,  dans  la  gélatine  glyecrinée,  dans  le  liquide  de  Müller 
lui-méme,  avec  ou  sans  glycérine,  etc. 

Préparation  du  foie  biliaire. 

803.  On  injecte,  dit  M.  Ch.  Legros,  les  canaux  du  foie  par  le  con- 
duit hépatique  avec  une  solution  de  gélatine  contenant  de  ni- 
trate d’argent.  Sur  les  foies  d'homme,  de  chien,  de  rat,  de  cobaye, 
de  lapin,  de  cheval,  de  mouton,  de  chat,  de  pigeon,  de  poule,  de 
grenouille,  de  lézard,  l'injection  réussit  difficilement;  le  lapin 
doit  être  choisi  de  préférence;  avec  les  autres  animaux,  les  résul- 
tats sont  presque  toujours  incomplets.  Il  est  indispensable  de  faire 
ces  recherches  sur  le  foie  d'animal  récemment  tué  et  d’éviter  de 
presser  cet  organe  en  le  détachant  et  en  plaçant  les  canules  dans 
le  canal  cholédoque  et  dans  le  tronc  de  la  veine  porte.  On  fait 
passer  un  courant  d’eau  pendant  une  demi-heure  par  la  veine  porte 
dans  le  but  de  chasser  le  sang  des  capillaires  et  surtout  d'imbiber 
le  fuie;  l’eau  passe  de  proche  en  proche  dans  les  conduits  bi- 
liaires, se  mêle  é la  bile  et  l'cntraine  en  partie  au  dehors.  En  ef- 
fet, l'obstacle  important  c’est  la  bile,  qui  s'oppose  à toute  injection 
complète,  et  qui  est  plus  nuisible  encore  avec  notre  mélange. 
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par  le  fait  de  sa  coagulation  en  prf‘sence  du  nitrate  d'argent. 

Après  ces  opérations  préliminaires,  on  échauffe  doucement  le 
foie  dans  de  l’eau  tiède,  et  on  fait  pénétrer  l’injection  l’aide  d’une 
pression  trés-faihle,  mais  soutenue  pendant  une  ou  deux  heures.  On 
obtient  la  pression  au  moyen  de  celle  que  donnent  les  conduites 
des  concessions  de  l’eau  de  la  ville  que  l’on  fait  arriver  dans  un 
grand  récipient  qui  communique  avec  le  vase  contenant  l’injection. , 
Cet  appareil,  peut  être  avantageusement  remplacé  par  lu  pompe  à gaz 
des  physiologistes  légèrement  modifiée.  Cette  pompe  à gaz  est  le 
meilleur  instrument  que  l’on  puisse  employer  pour  les  injections 
linos;  elle  est  bien  préférable  .aux  appareils  plus  ou  moins  compli- 
qués fabriqués  en  Allemagne.  On  laisse  ensuite  la  pièce  se  refroidir, 
et  après  quelques  heures,  on  peut  faire  des  préparations  dans  la  gly- 
cérine, mais  il  vaut  mieux  la  plonger  dans  l’alcool  pour  pratiquer 
plus  lard  de  bonnes  coupes,  que  l’on  conservera  dans  le  baume  du 
Canada,  et  qui  ne  seront  bonnes  à être  examinées  qu’aprés  une  expo- 
sition assez  prolongée  la  lumière  du  jour.  Malgré  toutes  les 
précautions,  il  faut  s’attendre  à des  échecs  et  multiplier  les  prépa- 
rations, dont  quelques-unes  seulement  seront  utiles.  (Ch.  I.egros.) 

Lorsque  le  résultat  de  l’injection  est  bon,  l’on  voit  les  gros  con- 
duits biliaires  extra  ou  périlobulaires,  tapissés  d’un  épithélium 
prismatique  très-régulier  et  d’une  admirable  netteté  ; de  ces  conduits 
partent  des  rameaux  qui  s'anastomosent  entre  eux  et  avec  des  ra- 
meaux issus  des  conduits  voisins;  il  y a là  un  réseau  interlobulaire 
à mailles  très-larges,  et  c’est  de  ce  réseau  que  naissent  les  canalicu- 
les  sécréteurs  intralobulaires  ou  terminaisons  réticulées  des  voies 
biliaires  séirétantes.  Déjà,  dans  les  canaux  interlobulaires,  l’épithé- 
lium n’est  plus  aussi  nettement  prismatique  que  dans  les  branches 
du  canal  hépatique  proprement  dit  ; mais,  dans  les  canaliculcs  in- 
tralobulaires, il  devient  franchement  pavimenteux  à cellules  min- 
ces, composant  la  paroi  des  canaliculcs  sécréteurs  par  leur  intime 
juxtaposition,  dont  elles  forment  ainsi  un  organe  bien  distinct  de 
celui  qui,  beaucoup  plus  volumineux,  est  constitué  par  les  cellules 
hépatiques  proprement  dites.  L’examen  de  l’épithélium  de  ces  ca- 
nalicules,  dont  les  plus  fins  mesurent  O”"", 003  de  largeur  en  mo- 
yenne, lorsqu’ils  sont  remplis  par  l’injection  et  préparés  dans  la 
glycérine,  exige  l’emploi  de  forts  grossissements. 

Les  épithéliums  des  capillaires  sanguins  et  lymphatiques  sont  au 
moins  du  double  plus  larges  et  plus  allongés.  Les  ondulations  de 
leurs  bords  ou  plans  de  juxtaposition  et  d’adhérence,  rendus  noirs 
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par  le  nitrate  d'argent,  sont  bien  plus  prononcées  que  celles  des 
canalicules  biliaires.  Il  en  est,  à plus  forte  raison,  de  même  pour 
les  cellules  plus  grandes,  mais  aussi  minces,  des  artères  des  veines 
et  des  séreuses.  (Voy.  p.  671  et  p.  39,  g 56.) 

Outre  la  difficulté  résultant  de  la  ténuité  de  ces  conduits,  on 
rencontre  d'autres  obstacles  : souvent  le  réseau  terminal  est  coloré 
en  brun,  et  pourtant  la  couche  épithéliale  n'apparait  pas  ; en  re- 
gardant avec  soin,  on  reconnaît  qu'il  s'est  formé  un  magma,  une 
coagulation  résultant  du  mélange  de  la  bile  avec  la  matière  à in- 
jection. Alors,  dans  quelques  points  seulement,  la  netteté  de  la 
préparation  permet  de  voir  ces  fins  ramuscules  avec  leurs  cellules 
épithéliales  limitantes,  plus  larges  que  les  conduits  qu'elles  tapis- 
sent, forcées  de  se  contourner  et  dont  les  lignes  de  segmentation, 
décelées  par  le  nitrate  d'argent,  forment  des  raies  noires  diverse- 
ment inclinées  les  unes  par  rapport  aux  autres.  (Ch.  Legros.) 

Relativement  aux  culs-de-sac  annexés  aux  conduits  biliaires  péri- 
lobulaires et  parfois  regardés  par  quelques  anatomistes  comme 
seuls  organes  sécréteurs  de  la  bile  ou  comme  des  follicules  mu- 
queux, on  ne  les  rencontre  pas  chez  le  lapin.  Dans  l'homme,  le 
chien,  le  chat,  le  cochon,  le  cheval,  etc.,  on  trouve,  au  contraire, 
sur  le  trajet  des  gros  et  moyens  canaux  des  appendices  lagénifor- 
mes,  à culs-de-sac  simples  ou  divisés  en  grappes  de  formes  varia- 
bles, à doigts  de  gant  multiples,  que  tapisse  un  épithélium  diffé- 
rant peu  de  celui  que  montrent  les  gros  canaux  cxtralobulaires, 
c'est-à  dire  prismatique,  mais  à petites  cellules  courtes.  En  outre, 
l'orinae  de  leur  communication  avec  les  canaux  excréteurs  biliaires 
est  ordinairement  très-large.  (Ch.  Legros.) 

Glandes  sans  conduits  excréteurs,  ou  glandes  vasculaires. 

804.  Pour  étudier  les  éléments  anatomiques  de  ces  glandes  à 
l'état  frais,  leurs  épitliéliums  surtout,  on  procédera,  comme  il  a 
été  dit  pour  les  glandes  en  grappes,  et  l'examen  sera  fait  é l’aide 
de  grossissements  de  500  à 600  diamètres.  Cette  étude  doit,  ici 
encore,  indispensablement  précéder  l'obserntion  des  pièces  dur- 
cies destinées  à montrer  les  rapports  de  ces  épithéliums  entre  eux 
et  avec  les  autres  éléments  de  ces  glandes. 

On  cherchera  aussi  sur  ces  pièces  fraîches,  les  concrétions  parti- 
culières à certaines  d’entre  elles,  comme  celles  des  vésicules  closes 
de  la  thyréoïde,  du  thymus,  de  la  glande  pituitaire,  et  celles  de  la 
glande  pinéale. 


Digitized  by  Google 


PRÉPARATION  DES  LÉSIONS  HÉPATIQUES.  685 

On  peut  parfois,  par  la  dissection  sous  la  loupe  ou  le  micro- 
scope, isoler  des  vésicules  closes  de  la  thyréoïde,  pour  en  voir  la 
paroi  propre,  etc.,  après  avoir  ou  non  ramollie  et  rendue  transpa- 
rente sa  trame  par  le  séjour  dans  le  liquide  acétique  de  Bealc,  ou 
dans  l'acide  tartriqiie. 

Pour  voir  la  forme  et  les  rapports  réciproques  des  vésicules 
closes  et  de  la  trame  glandulaire,  on  fera  durcir  l’organe  dans 
l'alcool,  dans  la  solution  de  bichromate  de  potasse  ou  dans  le 
liquide  de  Huiler,  et  on  pratiquera  ensuite  des  coupes  minces 
examinées  à des  grossissements  faibles,  puis  de  plus  en  plus 
forls.  On  procédera  d'une  manière  analogue  pour  étudier  les  vé- 
sicules closes  et  la  disposition  des  autres  éléments  des  capsules 
surrénales,  des  glandes  pituitaire  et  piiiéale.  solution  de  bi- 
chromate de  potasse  et  le  liquide  de  Muller  sont  ici  les  rneilleurs 
agents  durcissants  à employer. 

Los  préparations  se  conservent  bien  dans  ces  liquides  addi- 
tionnés ou  non  de  glycérine,  ainsi  que  dans  ce  dernier  fluide. 

805.  Pour  observer  la  forme  des  lobules  du  foie,  les  minces 
cloisons  de  tissu  lamineux  qui  les  séparent , et  même  les  capil- 
laires qui  se  distribuent  entre  leui-s  cellules  polyédriques,  surtout 
s'ils  sont  congestionnés,  on  fera  durcir  le  fuie  frais  dans  la  solution 
de  bichromate  de  potasse,  et  on  pratiquera  des  coupes  aussi 
minces  que  possible. 

Ces  coupes  pourront  être  examinées  dans  cet  état,  pour  constater 
les  particularités  relatives  à la  forme  et  au  volume  des  lobules,  ainsi 
qu'à  l'épaisseur  des  cloisons,  à la  distribution  des  canaux  hépa- 
tiques biliaires  dans  leur  épaisseur. 

Mais  pour  voir  la  structure  même  de  celles-ci,  les  mailles  capil- 
laires de  la  veine  portent  dans  les  lobules  non  injectés,  et  les 
cellules  épithéliales  dans  ces  mailles  ; on  enlèvera  ces  cellules  en 
frottant  doucement  avec  le  pinceau  (voy.  p.  259)  la  coupe  mince 
tenue  dans  l'eau  ou  dans  le  liquide  durcissant.  La  préparation  sera 
alors  mise  dans  la  glycérine  ou  dans  Peau  glycérinée , et  étudiée 
à des  grossissements  de  500  à 500  diamètres. 

C'est  par  isolement  des  cellules,  qu’on  étudiera  l’hypertro- 
phie et  l'état  granuleux  particulier-  des  cellules  dans  l’hépatite 
et  dans  la  pneumonie  bilieuse.  On  procédera  de  même,  et  on  fera 
aussi  des  coupes  minces  sur  le  foie  durci,  dans  le.s  solutions  chro- 
miques,  puis  traitées  par  l’éther  ou  l’essence  de  térébenthine  rec- 
tifiée, pour  étudier  I état  gras  du  foie,  le  dépét  huileux  de  gouttes 
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plus  gl’osses  nt  réagissant  autrement  que  dans  ce  dernier  cas,  qui 
distendent  les  cellules  et  atrophient  les  réseaux  sanguins,  en  res- 
pectant l’organe  biliaire. 

Dans  le  ramollistemenl  rapide,  aigu  ou  de  l'ictère  grave,  on  fera 
des  préparations  du  tissu  frais  pour  étudier  le  passage  à l'élat  de 
substance  amorphe,  de  presque  toutes  les  cellules,  sans  atrophie  pro- 
prement dite  de  celles-ci,  avec  hypertrophie  de  tissu  lamineux,  inter- 
lobulaire et  persistance  de  la  graisse,  si  elle  existait  dans  les  cel- 
lules, graisse  qui  est  jaune  comme  dans  les  cas  dits  du  cancer,  el 
autre  chimiquement  que  celle  du  foie  gras. 

C’est  sur  des  coupes  et  des  dilacérations  de  tissu  frais,  sur  des 
coupes  du  tissu  durci , qu’on  étudiera  dans  les  cas  de  cirrhoxe 
l’hypergenèse  du  tissu  lamineux  des  cloisons  avec  atrophie  des 
cellules  des  acini  glycogènes,  la  compression  et  l’atrophie  des 
réseaux  de  la  veine  porte  ; l’élat  grenu  jaune  verdâtre  , graisseux, 
des  cellules  plus  petites  persistant  encore  ; l’atrophie  et  la  com- 
pression simultanées  de  l’organe  biliaire  et  la  réplélion  de  ses  con- 
duiLs  par  la  matière  colorante  concrète. 

L'état  ou  aspect  cireux:  1“  par  atrophie  ; 2“  par  production  de 
concrétions  azotées  considérées  à tort  comme  amyloïdes,  s’étudie 
sur  des  préparations  faites  comme  celles  du  foie  cirrhosé. 

806.  Glandes  lymphatiques.  C’est  d’une  manière  analogue  que 
l’on  procédera  pour  débarrasser  de  leur  épithélium  les  coupes 
minces  des  glandes  lymphatiques  injectées  ou  non,  et  voir  le  réti- 
culum trabéculaire  du  tissu  glandulaire  propre  et  des  sinus  lym- 
phatiques. 

L’alcool  et  le  liquide  de  Muller  sont  ici  les  meilleurs  agents  dur- 
cissants, dans  lesquels  on  doive  faire  séjourner  les  glandes  avant  de 
les  traiter  ainsi. 

Leurs  épithéliums  doivent,  au  contraire,  être  observées  sur  des 
glandes  prises  sur  des  sujets  aussi  frais  que  possible,  et  préparée 
comme  nous  l’avons  dit  pour  les  éléments  qui  doivent  être  vus 
isolément  (voy.  p.  332). 

807.  Les  pré/uirations  du  tissu  de  la  rate  sont  les  plus  difficiles 
à faire  de  toutes,  et  exigent  tout  particuliérement  une  étude  préa- 
lable approfondie  des  éléments  anatomiques  frais  qui  la  constituent, 
et  une  dissection  attentive  au  point  de  vue  de  l’anatomie  descriptive 
de  ses  vaisseaux. 

On  étudiera  ensuite  sa  trame  sur  des  rates  d’enfants  ou  d’indi- 
vidus jeunes,  ou  encore  de  divers  animaux,  durcie  dans  l’alcool,  le 


Digilized  by  Google 


PRÉPARATION  ÜE  LA  RATE. 


685 


bichromate  de  potasse  ou  dans  le  liquide  de  Muller  ; coupes  débar- 
rassées de  leur  épithélium  (voy.  p.  259),  comme  il  vient  d'ètre  dit 
à propos  du  foie,  et  mises  dans  l'eau  glycérinée  pour  être  observées 
à un  grossissement  de  300  à 500  diamètres. 

L'épaisseur  des  parois  artérielles  lait  bien  distinguer  ces  vaisseaux 
des  veines,  et  c’est  dans  le  voisinage  des  premières  qu'il  faut,  sur 
les  coupes,  chercher  les  grains  glanduleux  de  Malpighi,  spliéroidaux 
ou  ovoïdes,  épais  d'un  dixième  de  millimètre  ou  environ. 

Les  rates  préalablement  injectées  par  la  veine  ou  par  l'artère 
avec  la  solution  de  nitrate  d'argent  (voy.  p.  39) , av'ant  d'étre 
durcies  par  l'alcool  et  préparées  en  coupes  minces,  montrent  bien 
les  épithéliums  vasculaires  et  glandulaires. 

La  rate  des  poissons,  celle  des  plagiostomes  en  particulier,  telles 
que  les  raies,  etc.,  se  prête  bien  à ces  études,  à celle  de  la  distri- 
bution des  capillaires  surtout. 

On  obtient  aussi  de  bons  résultats  en  injectant  de  la  gélatine 
incolore  avec  ou  sans  addition  de  la  solution  de  nitrate  d'argent, 
pour  distendre  les  vaisseaux  avant  de  durcir  l'organe  et  faire  les 
coupes  pour  montrer  l'arrangement  des  épithéliums  dans  sa  partie 
glandulaire,  et  les  dispositions  réciproques  de  ce  dernier  tissu  entre 
elles  et  avec  les  vaisseaux.  Cette  distension  donne  aussi  de  très- 
bons  résultats  au  point  de  vue  de  l'égalité  du  durcissement  de  la 
rate,  du  maintien  de  la  forme  et  des  rapports  des  vaisseaux  avec 
les  grains  glanduleux  de  Malpighi  ou  vésicules  closes,  et  les  cavités 
de  la  pulpe.  On  peut  aussi  remplir  la  veine  et  môme  l'artère  avec  le 
liquide  durcissant  pour  les  maintenir  pleines  à l'aide  d’une  ligature 
et  les  plonger  aussitôt  dans  un  vase  plein  du  même  liquide  (voyez 
p.41). 

Si  on  prend  le  bichromate  de  potasse  ou  le  liquide  de  Müller  pour 
liquide  durcissant,  il  est  bon  d’injecter  l.'artére  avec  la  solution 
d'acide  chromique  à 3 ou  5 parties  d’acide  pour  1000,  au  lieu  de 
prendre  les  liquides  dans  lesquels  on  plonge  l'organe,  parce  que 
les  artérioles  colorées  un  peu  en  jaune  se  distinguent  mieux  dans 
les  coupes  minces  sous  le  microscope. 

Les  rates  très-congestionnées  et  durcies  dans  l'acide  chromique 
ou  dans  le  bichromate  de  potasse,  donnent  des  coupes  dans  les- 
quelles la  distribution  des  capillaires  peut  parfois  être  très-exacte- 
ment suivie,  sans  préjudice  pour  l'examen  de  la  juxtaposition  des 
épithéliums  et  de  la  disposition  de  la  trame  de  libres  lamineuses  et 
musculaires. 
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H08.  On  prépare  la  glande  coccygienne  de  l'homme,  découverte 
par  Luschka,  en  1 860,  comme  les  glandes  lymphatiques.  Cet  organe 
n’a  le  plus  souvent  que  la  grosseur  d'un  grain  de  chènevis,  et  il 
est  formé,  soit  par  un  corps  unique  de  forme  arrondie,  soit  par 
l'agglomération  de  plusieurs  petites  granulations.  Il  est  situé  à la 
partie  antérieure  de  la  circonférence  de  l'extrémité  inférieure  de 
l’os  coccyx  ; là,  il  se  trouve  en  rapport  avec  le  ganglion  impair  du 
nerf  grand  sympathique,  duquel  parlent  de  petits  filaments  qui  le 
rattachent  à ce  ganglion  et  avec  les  branches  de  l'artère  sacrée 


Kig.  175.  Tissu  üe  la  glande  cuccygienne  de  rhorome, 
gmssi  lîO  fois.  (Luschka.) 


moyenne.  Il  est  intercalé  entre  l'extrémilé  postérieure  du  sphincter 
externe  de  l’anus  et  le  releveur. 

A l’élat  frais,  la  substance  de  la  glande  est  d'une  couleur  rouge 
pâle  ; elle  possède  une  assez  grande  élasticité  pour  que,  compri- 
mée, soit  en  masse,  soit  par  fragments,  entre  des  plaques  de  verre, 
elle  s’échappe  facilement  sous  celle  pression,  et  oppose  une  assez 
forte  résistance  quand  on  essaye  de  la  déchirer. 

nelativement  à la  stiucturedo  la  glande  coccygienne,  il  faut  distin- 
guer: a)  la  trame,  formée  par  un  tissu  connectif  compacte  (fig.  175) 
fibrillaire,  dépourvu  d éléments  élastiques,  riche  en  noyaux  ; b)  le 
tissu  glanduleur,  composé  d'ulricules  dont  les  parois  sont  limitées 
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par  un  tissu  connectif  riche  en  noyaux  oblongs  inattaquables  par 
l'acide  acétique.  Il  se  présente  sous  des  aspects  variables,  tantôt 
sous  celui  de  longs  tubes  irréguliers,  tantôt  avec  une  conformation 
analogue  à celle  des  biscuits.  11  est  creusé  de  cavités  multiples 
diversement  disposées,  parfois  aussi  il  affecte  la  forme  soit  de  véri- 
tables ramificalions,  soit  encore  de  corps  sphériques  ou  ovales.  Le 
contenu  de  ce  tissu 
glanduleux  est  princi- 
palement formé  d'une 
masse  de  cellules  ron- 
des ou  polygonales 
qui  sont  pourvues  d’un 
noyau  facile  à distin- 
guer, recouvert  d'un 
corps  ou  enveloppe 
granuleuse  excessive- 
ment délicate  et  très- 
attaquable  (tig.  175). 

Un  vaisseau  pres- 
que capillaire,  péné- 
trant ( Sertoli  ) pour 

ainsi  dire  le  tissu  glan-  Fig.  1"«.  — Tiau  Uf  la  glamle  cuccygicnnc  de  niomme. 
J..I  it  grossi  iSO  fuis.  (Lusclika.) 

duleux,  occupe  1 axe 

des  cavités  (cavités  qui»  d’ailleurs,  restent  sans  communications 
entre  elle.s)  de  ce  tissu  (fig.  176).  La  glande  coccygienne  est  très- 
riche  en  nerfs  provenant  des  deux  cordons  terminaux  du  grand 
sympathique.  (Voy.  Luschka,  Journal  de  Vanat.  et  de  la  physiologie. 
Paris,  1868,  p.  269.) 


ART.  IX.  — PABESCHTMKS  «OS  GLAXDI'LAIRES. 

* Pre'i>aralion  du  testicule. 

809.  Pour  étudier  le  testicule,  ou  déroulera  d'abord  sur  le  porte- 
objet  un  tube  testiculaire,  sur  une  longueur  de  un  à quelques  mil- 
limètres, dans  l'eau,  ou  mieux  dans  une  sérosité  fluide.  On  1 exa- 
minera à des  grossissements  de  100  à 500  diamètres.  On  le  traitera 
ensuite  par  l'acide  acétique,  pour  mettre  en  évidence  la  paroi  propre 
liyalihe  de  ces  tubes,  et  la  distinguer  de  la  même  couche  de  tissu 
lamineux  qui  la  tapisse  extérieurement,  que  chaque  tube  entraîne 
uvec  lui  et  qui  donne  à celui-ci  son  aspect  strié  en  long. 
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Avant  de  le  Irailer  ainsi,  on  étudiera  son  épithélium  polyédrique, 
les  granulations  et  le  noyau  de  ses  cellules , sortant  en  général 
vers  les  extrémités  rompues  des  tubes.  Quand  l’épithélium  sort 
sous  forme  de  masse  ou  de  prolongement  cylindrique,  on  peut  dis- 
tinguer vers  le  milieu  de  l'amas  qu'il  représente  ou  qui  est  mis  en 
liberté  par  la  dissociation,  les  ovules  miles  ou  cellules  mères  des 
spermatüïdes,  dont  le  contenu  ou  vitellus  est  segmenté  ou  non. 

On  cherchera  si  dans  ces  cellules  de  segmentation  se  trouvent 
ou  non  en  voie  de  développement  des  spermatozoïdes.  Enfin,  on  cher- 
chera ces  derniers  au  milieu  des  éléments  précédents  et  des  granu- 
lations qui  les  accompagnent. 

Il  est  de  toute  importance  de  faire  cet  examen  et  celui  dont  il  va 
être  question  sur  des  testicules  de  fœtus,  d'enrants  et  d'individus  ar- 
rivant à l'état  de  puberté  à l'état  adulte.  Il  faut  procéder  de  même 
pour  l’étude  du  testicule  des  divers  vertébrés,  et  chez  ces  derniers, 
ainsi  que  sur  les  invertébrés,  observer  comparativement  le  tissu  tes- 
ticulaire pendant  le  rut  et  dans  ses  intervalles. 

Pour  voir  le  mode  de  juxtaposition  des  tubes  entre  eux  et  avec 
les  cloisons  testiculaires,  la  disposition  de  l'épithélium  à la  face 
intei'nc  de  la  paroi  propre,  l'épaisseur  de  celle-ci,  la  largeur  et 
la  forme  du  canal  central  de  ces  conduits,  on  pratique  des  coupes 
minces  sur  des  testicules  durcis  dans  le  bichromate  de  potasse  ou 
dans  le  liquide  de  Muller.  On  tiendra  compte,  en  les  examinant,  de 
ce  que  les  flexuosités  des  tubes  font  que  ceux-ci  peuvent  être  tran- 
chés sous  des  inclinaisons  très-diverses  plus  souvent  que  transver- 
salement. 

Cette  étude  sera  faite  sous  des  grossissements  de  plus  en  plus 
forts,  depuis  .50  diamètres  jusqu’à  .500  on  environ. 

Ces  remarques  s’appliquent  également  à l'étude  de  la  structure 
de  l'é()ididymc,  dont  on  peut  faire  aisément  des  coupes  comprenant 
toute  l’épaisseur  de  l'organe  et  sa  tuniijue  fibreuse.  On  en  pratiquera 
en  même  temps  sur  le  corps  d’Hygmore,  soit  parallèlemenf,  soit 
perpendiculairement  à la  direction  des  conduits  qui  le  traversent. 

C'est  aussi  dans  les  liquides  précédents  qu'il  faut  faire  dur- 
cir le  testicule  des  poissons,  sur  le  plus  grand  nombre  desquels 
les  tubes  n’existent  plus,  à proprement  parler,  et  sont  remplacés 
par  des  vésicules  ou  dilatations  communiquant  par  une  portion  ré- 
trécie avec  les  conduits  excréteurs.  La  marche  à suivre  pour  les 
étudier  dans  ces  conditions  et  à l'état  frais  est  la  même  que  celle 
(|ui  a été  indiquée  ci-dessus. 
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Les  préparations  fraiches  peuvent  être  conse.’vées  longtemps 
dans  les  liquides  de  Pacini  (p.  577).  Celles  des  coupes  du  tissu 
durci  doivent  être  placées  dans  la  térébentliinc  du  Canada,  surtout 
si  elles  sont  injectées.  On  peut  également  les  conserver  dans  la  gly- 
cérine gélatinèe  et  dans  les  liquides  durcissants  inènie  addition- 
nés ou  non  d’une  certaine  quantité  de  glycérine. 

Ovaires,  vésicules  de  de  Graaf  ou  ovisacs  et  ovules. 

810.  Dans  l’étude  de  l’ovaire  à l’état  frais,  il  faut  d'abord,  sur 
les  maniniifères,  isoler  par  la  dissection,  i l’aide  de  pinces  dues, 
du  bistouri  ou  des  ciseaux,  un  ou  plusieurs  ovisacs  plus  ou  moins 
développés  et  entiers  que  l’on  pourra  étudier  à l’aide  d’un  faible 
grossissement.  Souvent  on  trouve  leurs  vaisseaux  suflisamment  con 
gestionnés  pour  que  leur  distribution  dans  la  paroi  propre  de  ceS 
vésicules  puisse  être  bien  suivie.  La  séparation  de  celle-ci,  par  rap- 
port au  tissu  dans  lequel  elles  sont  plongées,  est  en  général  assez 
facile. 

On  fendra  ensuite  les  vésicules  sur  le  porte-objet,  pour  en  étudier 
à de  plus  forts  grossi.ssements  le  liquide,  l’ovule  et  l’épithélium. 
On  observera  ensuite  la  texture  de  la  membrane  propre,  étalée, 
examinée  dans  ses  parties  les  plus  transparentes,  cl  même  un  peu 
dilacéréc.  Cette  dilacération  est  nécessaire  pour  l’isolement  des 
cellules  propres  que  l'on  retrouve  ensuite  à l’état  d'hypertrophie 
dans  les  corps  jaunes. 

On  trouve  parfois  chez  les  femmes  âgées  de  quarante  ans  ou  au 
delà  quelques  rares  vésicules  de  de  Graat,  contenant  un  ovule  de 
grandeur  ordinaire,  qui,  au  lieu  d’un  vitellus,  contient  un  certain 
nombre  de  cellules  analogues  aux  globes  vitcliins  résultant  de  la 
segmentation  vitelline  consécutive  à la  fécondation  (tig.  177,  b], 
avec  quelques  gouttelettes  hyalines  (c).  Les  unes  et  les  autres  sont 
épareps,  sans  ordre,  dans  la  cavité  de  la  membrane  vitelline  (a) 
qu’elles  ne  remplissent  pas. 

On  procédera  d'une  manière  analogue  à celle  qui  va  être  indi- 
quée (p.  690),  pour  l’étude  des  corps  jaunes;  seulement  ici  la  di- 
lacération destinée  à montrer  les  éléments  sera  faite  sur  des  coupes 
minces  enlevées  à l’aide  des  ciseaux  courbes,  si  l'épaississement  de 
la  paroi  propre  des  ovisacs  est  encore  peu  prononcé,  ou  pratiquées 
à l’aide  du  rasoir,  si  le  tissu  est  déjà  épais  et  ferme.  C’est  également 
ainsi  qu’on  opérera  pour  observer  ce  tissu  dans  les  oariules  qui 
sont  en  voie  d’atrophie. 

UoRiK.  — MicroscA(>e.  44 
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Riiliii,  il  l'aiidra  étudier  sur  des  coupes  minces,  frairlies,  dilacé- 
rèes  ou  non,  la  traîne  propre  de  l'ovaire  prise  entre  les  ovisacs  ou 
dans  la  partie  profonde  de  l'organe,  pour  voir  scs  élêiiicnts  anato- 
miques et  leur  arrangement  réciproque. 

Quant  aux  rapports  du  tissu  ovarien  avec  le  péritoine,  avec  le> 


Hii.  1", 


vésicules  considérées  individuellement,  quant  aux  ovules  à des  pé- 
riodes diverses  de  leur  évolution,  à compter  du  premier  mois  de  la 
vie  intra-utérine  chez  l'homme,  il  faut  les  observer  sur  des  coupes 
minces  d'ovaires  durcis  dans  la  solution  de  bichromate  de  potasse, 
le  liquide  de  .Muller  ou  dans  la  solution  d'acide  chroinique. 

Un  séjour  de  l'ovaire  pendant  quelques  heures  ou  quelques  joui's 
dans  la  solution  concentrée  d'acide  oxalique  permet  de  pratiquer 
sur  lui  des  coupes  trés-honnes  pour  l’étude  de  l'apparition  des 
ovules  dans  des  tuhe.s,  chez  l'embryon,  et  de  la  formation  des  ovi- 
sacs. (l’flüger,  E.  van  Beneden,  etc.) 

C’est  également  sur  des  coupes  de  ce  genre  que  seront  examinés 
la  disti'ibntion  des  ovisacs  en  couche  ovigène  dans  le  (issu  ovarien 
superficiel,  le  volume  relatif  de  ceux-ci.  répaisseur  de  leur  paroi 


* Ovule  anoiiiul  d’uiir  lemiiic  de  io  uns  environ  <irosst  i(N)  fois.  a.  Uemhnme 
vitelline,  h.  Cellules  rparset  dans  sa  ravilê  analo(!ues  ans  cellules  du  blastoderme 
e.  Gouttes  hy  dioes  isolées  ou  accumulées.  Lur^our  de  Tovule  (r*,lS5i  de  la  ravitc 
épaisseur  de  la  |>aroi  InrKCiir  des  rellules,  O.itiO.  de  leur  noyau.  O.OOH. 
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(mipre  ot  de  leur  épithélium,  la  situation  de  eelui-ci  dans  ces  vési- 
cules; ses  rapports  avec  la  couche  épithéliale  précédente,  etc.  Sou- 
vent les  coupes  bien  réussies  donnent  des  sections  des  ovules  eux- 
mémes  qui  sont  très-utiles  pour  étudier  l'épaisseur  de  la  mem- 
brane vitelline,  In  situation  réelle  de  la  véhiculé  (jermiiiatire  dans 
le  vitellus,  etc. 

Toutes  ces  préparations  se  conservent  de  la  môme  manière  que 
l'clles  du  testicule. 

SU.  Sur  les  biseaux,  les  reptiles,  les  batraciens,  les  poissons, 
les  crustacés,  beaucoup  de  mollusques,  les  acaléphes,  tels  que  les 
rhizoslumcs,  uti  étudiera  aussi  toutes  les  particularités  de  même 
ordre  t|ue  les  précédentes,  en  pratiquant  des  coupes  minces  des 
ovajres  durcis  de  la  même  manière  que  ceux  des  mammifères.  A l'étal 
Irais,  ou  les  prépare  comme  il  vient  d’être  dit  p.  689.  (Voy.  aussi 
p.  356,  g 505.) 

On  procédera  d'une  manière  analogue  également  pour  durcii'  et 
trancher  eu  coupes  minces  les  œufs  proprement  dits  des  ovipares, 
pris  après  la  ponte  ou  dans  l’ovaire  pour  étudier  le  jaune,  la  cica- 
tricule,  la  constitution  et  les  rapports  de  leurs  membranes  pro- 
pres, etc.  (Voy.  du  reste  ci-après,  article  .\l.) 

Oomme  les  batraciens,  les  poissons,  etc.,  mais  avec  dos  dif- 
férences faciles  à constater,  les  mollusques,  les  tipulaireg  culici- 
f'ormex,  etc.,  pondent  leurs  œufs  dans  l’eau,  au  sein  d’une  masse 
gélatineuse  dont  les  dispositions  varient  beaucoup  d’un  genre  cl 
d’une  espèce  à l’autre.  C’est  dans  ces  masses  qu’il  faut  les  cherclu 
et  les  préparer  comme  il  a été  dit  pages  536  cl  357. 

Burdach  (Physiologie.  Paris,  1858,  in-8,  trad.  franç  , t.  Il,  p.  AI2) 
donne  le  nom  de  nidamenlum  à toutes  les  enveloppes  extérieures 
produites  par  la  mère  qui  s’ajoutent  à l’œuf  déjà  individualisé, 
pourvu  d’une  enveloppe  propre,  et  qui  servent  à l’incubation,  telles 
que  les  nids,  les  frais  ou  masses  nidiformes  formées  de  substances 
homogènes,  enveloppantes,  etc.  Ainsi,  pour  la  plupart  des  insectes 
dont  les  larves  sont  aquatiques,  la  masse  des  œufs  est  entourée  d’une 
substance  gélatineuse  analogue  au  frai  des  grenouilles  et  destinée 
aux  mêmes  usages.  Les  bolaiiisles  avaient  vu  de  ces  masses  gélati- 
neuses chez  les  Chironomes,  mais  les  avaient  prises  pour  des  plantes; 
c’est  ainsi  que  Agardh  (Systema  algarum;  London,  f 823,  in-8,  p.  16) 
les  avait  décrites  parmi  les  algues  diatomacées,  sous  le  nom  géné- 
rique de  ylœonema  ou  gloionema , mais  cependant  sans  être  sûr  s’il 
s’agissait  là  de  corps  dénaturé  végétale  ou  animale.  Bory  de  Saint- 
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Vinrent  { 18^5)  et  Berckeley  (1845)  montrèrent  <jue  de  ees  masses 
sortaient  les  larves  des  insectes.  On  les  prépare,  ainsi  que  cæ  qu’elles 
englobent,  comme  les  mucus  (p.  582).  Voy.  aussi  p.  476  à 48Ü,  pour 
l'étude  de  ces  ovules,  etc. 

812.  Depuis  le  moment  où,  de  l’état  de  cellule,  Tovulc  est  arrivé  à 
l’état  d'organe  spécial,  doué  d'une  individualité  particulière,  et  à 
compter  de  cette  époque  jusqu’à  celle  où  débutent  les  phéno- 
mènes de  la  segmentation,  dont  le  résultat  final  est  la  production 
du  blastoderme,  il  est  le  siège  de  phénomènes  physiologiques  assez 
nombreux,  que  l’on  doit  chercher  à constater  une  fois  qu'il  a été 
préparé  comme  il  a été  dit  (p.  476  et  suivants). 

Ce  sont  ; 1°  le  retrait  du  vitellus  ; 2“  la  pénétration  des  spermato- 
soïdes  et  la  fécondation;  5°  les  changements  survenant  dans  la 
structure  intime  du  vitellus  après  la  fécondation;  4“  les  mouve- 
ments propres  et  la  déformation  consécutive  du  vitellus,  se  conti- 
nuant pendant  la  durée  des  phénomènes  suivants,  et  même  pendant 
la  segmentation,  sur  les  sphères  ou  globes  vitellins  dont  celle-ci 
amène  la  production  ; ces  mouvements,  qui  sont  de  l’ordre  des 
mouvements  amibo'idcs  déjà  décrits  (voy.  p.  565),  sont  très-diffé- 
rents des  diverses  sortes  de  rotation  de  l’embryon  dans  l'oeuf,  gy- 
ration due  à des  cils  vibratiles  ; .5“  la  production  des  globules 
polaires;  6“  la  production  du  noyau  vitellin  qui  précède  immédia- 
tement le  début  de  la  segmentation  et  qui  se  rattache,  à quelques 
égards,  aux  changements  de  structure  intime  du  vitellus  après  la 
fécondation,  et  qui  marque  la  fin  de  ces  divers  phénomènes. 

Si  l'on  excepte  la  pénétration  des  spermatozoïdes  dans  l’œuf, 
ces  phénomènes  ont  généralement  été  considérés  comme  peu  dignes 
d’être  rattachés  à ceux  qui  les  précédent  ou  à ceux  qui  leur  succè- 
dent. Ils  méritent  cependant  toute  l’attention  des  physiologistes; 
car  lorsqu’on  vient  à les  considérer  sous  le  rapport  de  leur  simili- 
tude d’un  animal  à l’autre  et  de  leur  succession  chez  un  même 
être,  ils  acquiérent  une  véritable  importance.  Un  voit  alors  que  tel 
de  ces  actes,  qui  en  lui-méme  paraissait  pouvoir  être  négligé,  est 
pourtant  la  condition  essentielle  de  l’accomplissement  de  quelque 
autre  qui  lui  succède  dans  le  même  œuf;  ou  bien  il  représenlc,  chez 
certains  êtres,  l’ébauche  d’un  phénomène  dont  la  nature  ne  pouvait 
être  saisie  sans  la  connaissance  exacte  du  premier. 

Le  phénomène  de  retrait  du  vitellus  est  caractérisé  par  une  di- 
minution de  volume  du  vitellus  telle,  que  son  diamètre  devient 
plus  petit  qu’il  n'élail,  du  sixième  an  quart  environ  d'une  espère 
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à l’autre.  Chez  les  espèces  dont  l'ovule  a la  forme  d’un  ovoïde 
allongé  comme  chez  les  diptères,  ce  retrait  n’a  lieu  que  dans  le 
sens  de  la  longueur  du  vitellus,  qui  laisse  ainsi  à chaque  extré- 
mité de  l’œuf  un  espace  plein  d’un  liquide  clair.  Ce  phénomène  a 
lieu  à l’époque  même  de  la  disparition  spontanée  de  la  vésicule  ger- 
minative chez  la  plupart  des  animaux,  mais  il  en  est  comme  les 
diptères  chez  lesquels  il  ne  s’opère  qu’un  peu  après  la  ponte.  Il  ré- 
sulte de  r.e  retrait  que  le  vitellus  qui  jusque-là  remplissait  exacte- 
ment la  membrane  vitelline  laisse  entre  lui  et  cette  dernière  un 
espace  qui  est  plein  d’un  liquide  limpide,  ou  qui  permet  à la  mem- 
brane vitelline  de  se  plisser  pour  s'appliquer  contre  le  vitellus. 

Les  phénoménal  de  déformation  et  de  gyration  du  vitellus  ont  lieu 
consécutivement  au  retrait  du  vitellus.  Ils  sont  des  plus  remarqua- 
bles par  leur  longue  durée,  par  leurs  interruptions  à des  périodes 
déterminées  et  par  leur  retour  d’une  manière  non  moins  régulière. 
Il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  la  rotation  ciliaire  des  embryons. 

Ils  commencent,  en  effet,  quelques  minutes  après  la  ponte  chez 
les  grenouilles,  les  poissons,  les  insectes,  les  mollusques  et  les 
hiriidinées,  pour  sg.  continuer  jusqu’à  l’époque  où,  comme  consé- 
quence de  la  division  du  vitellus  en  nombreuses  parties,  le  blasto- 
derme se  trouve  formé  par  celles-ci;  ils  continuent  même  sur  ce 
dernier.  Il  est  très-important  de  connaître  ces  phénomènes,  car  ils 
déterminent  de  tels  changements  de  forme  et  de  situation  relative 
des  globes  vitellins  et  môme  des  premières  cellules  blastodermi- 
ques,  qu'ils  font  prendre  des  aspects  très-différents  à la  masse  em- 
bryonnaire pendant  la  durée  de  chacune  de  ses  phases.  Aussi  est-il 
arrivé  à un  grand  nombre  d'auteurs  de  décrire  une  môme  période 
évolutive  vers  la  fin  de  la  segmentation  particulièrement,  comme 
représentant  autant  de  phases  distinctes,  que  les  globes  vitellins 
offraient  de  modes  successifs  d’accolement  et  de  situation  relative. 

Sous  les  noms  de  globule  muqueux,  huileux  ou  transparent, 
de  corpuscule  hyalin,  etc.,  etc.,  la  plupart  des  embryogénistes  ont 
signalé  l’apparition  d’un  globule  translucide  sur  les  côtés  de  l’em- 
bryon. Une  fois  produit,  il  reste  sous  la  membrane  vitelline,  étran- 
ger aux  phénomènes  qui  se  passent  près  de  lui,  et  il  est  abandonné 
avec  l’enveloppe  précédente  lors  de  l'éclosion.  Devenu  inutile,  en 
effet,  aussitôt  même  qu’il  est  formé,  sa  production  a préparé  le 
début  de  la  segmentation  du  vitellus  ; elle  a préparé,  par  suite,  les 
actes  essentiels  de  la  génération  des  cellules  du  blastoderme,  puisque 
c’est  à celte  génération  que  conduit  le  fractionnement  du  vitellus. 
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des  plus  nettement  caractérisés,  formé  de  deux  rangées  de  cellules 
superposées,  d'abord  ovoïdes,  puis  devenant  polyédriques  par  pres- 
sion réciproque. 

Ainsi,  le  phénomène  de  la  segmentation  du  vitellus,  considéré 
jusqu'à  présent  comme  un  fait  sans  exception,  ne  s'accomplit  pas 
dans  l'ovule  de  certains  articulés  ; la  production  des  cellules  blas- 
todcmiiques,  qui  en  marque  la  fin  dans  le  vitellus  des  autres  êtres, 
a lieu  dans  ceux-là  d'après  un  autre  mode  de  génération  de  ces  élé- 
ments anatomiques,  celui  dit  par  gemmalion. 

Chez  ces  animaux,  le  vitellus,  après  avoir  rempli  complètement 
la  membrane  vitelline  jusqu'à  l'époque  de  la  ponte,  subit  un  re- 
trait comme  dans  les  autres  espèces  animales;  seulement,  le  retrait 
du  vitellus,  au  lieu  de  s'opérer  sur  toute  la  périphérie  de  celui-ci 
comme  dans  les  ovules  sphériques,  n'a  lieu  qu'à  ses  deux  extrémi- 
tés chez  les  tipulaires,  par  suite  de  leur  forme  ovoïde  allongée.  Aus- 
sitôt après  l'achèvement  de  ce  retrait,  les  globules  polaires  com- 
mencent à se  produire  vers  la  petite  extrémité  de  l'ovule.  Ils  nais- 
sent par  gemmation  de  la  substance  hyaline  du  vitellus  chez  les 
diptères  dont  il  est  ici  question,  de  la  même  manière  que  sur  les 
mollusques  et  les  hirudinées  ; souvent  il  s'en  produit  deux  en  même 
temps,  près  l'un  de  l'autre. 

En  outre,  loin  que  leur  nombre  se  réduise  par  coalescence  gra- 
duelle des  divers. globules  en  un  seul,  ils  se  multiplient  par  scis- 
sion. En  même  temps,  un  noyau  qui  n'existait  pas  dans  leur  intérieur 
s'y  développe  peu  à peu  et  leur  donne  les  caractères  de  véritables 
cellules.  Entin,  consécutivement  à ce  fait,  au  lieu  de  rester  sur  les 
côtés  de  l'embryon,  comme  un  corps  étranger  en  quelque  sorte,  à 
la  manière  des  globules  polaires  des  autres  animaux,  ces  cellules 
prennent  bientôt  part  à la  constitution  du  blastoderme,  à peu  près 
au  même  titre  que  les  autres  cellules  embryonnaires  dont  je  vais 
parler. 

Les  cellules  qui,  par  leur  juxtaposition,  forment  le  blasto- 
derme, naissent  et  se  développent  chez  les  insectes,  indépendam- 
ment de  toute  segmentation  du  vitellus.  Elles  commencent  par 
se  montrer  à l'extrémité  du  vitellus  qui  est  opposée  à celle  où  se 
produisent  les  globules  polaires  et  alors  qu'apparaissent  les  der- 
niers de  ceux-ci.  Naissant  les  unes  à côté  des  autres,  elles  gagnent 
peu  à peu  le  reste  de  la  surface  du  vitellus.  En  l'espace  d'une  heure, 
elles  atteignent  et  recouvrent  sa  petite  extrémité,  où  depuis  quel- 
ques instants  déjà  ne  naissent  plus  de  globules  polaires.  C'est  aussi 
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à l'aide  et  aux  dépens  de  la  substance  hyaline  du  vitellus  que  se 
développent  les  cellules  blastodermiques.  Le  mode  de  leur  nais- 
sance est  également  celui  dit  de  gemmation.  Chez  ces  animaux,  il  ne 
naît  pas  de  noyau  central  ou  noyau  vilellin  dans  le  vitellus,  conlrai- 
rement  à ce  qui  a lieu  sur  les  animaux  dont  les  cellules  du  blasto- 
derme s’individualisent  par  segmentation. 

E.ramen  du  tissu  rénal. 

814.  Pour  étudier  la  structure  du  rein,  on  enlèvera  de  minces  tran- 
c.lies  de  la  substance  corticale  et  de  la  substance  médullaire  succes- 
sivement, soit  avec,  des  ciseaux  courbes,  soit  avec  le  rasoir  ou  un 
bistouri  bien  tranchant.  On  les  dilacérera  pour  isoler  et  étudier  ù 
l'état  frais  la  paroi  propre  des  tubes  dans  ces  deux  régions,  les  va- 
riétés de  leur  épithélium,  le  contenu  solide  ou  demi-solide  d'un 
petit  nombre  d'entre  eux,  les  fibres  lamineuses  presque  toutes  à 
l'état  de  corps  fibro-plastiques  de  la  trame  du  rein.  Dans  la  sub- 
stance corticale,  on  enlève  ainsi  parfois  des  glomèrules  de  Malpi- 
ghi  que  la  dilacération  isole  ou  que  l'on  peut  isoler  avec  ou  sans 
dilacération  sous  la  loupe  ou  le  microscope  à dissection,  surtout  chez 
les  ovipares.  On  étudiera  ensuite  leur  enveloppe  ou  capsule  et  leurs 
capillaires,  déroulés  ou  non,  sous  de  plus  forts  grossissements.  Ces 
derniers  devront  varier  entre  ïoO  et  500  diamètres  environ. 

Pour  observer  les  rapports  de  la  tunique  fibreuse  et  de  la  mu- 
queuse des  calices  avec  le  tissu  du  rein,  pour  voir  les  rapports  des 
tubes  entre  eux  et  avec  la  trame  du  tissu  lamineux,  la  continuation 
des  tubes  de  la  substance  médullaire  dans  la  corticale,  la  forme,  le 
volume,  la  distribution  et  les  rapports  des  glomèrules  dans  celle- 
ci,  011  fera  durcir  des  reins,  injectés  ou  non,  dans  le  liquide  de 
Muller,  les  solutions  de  bichromate  de  potasse  ou  d'acide  chromi- 
que.  Pour  être  convenable,  le  durcissement  du  rein  des  mammifères 
exige  un  séjour  de  deux  à trois  semaines  au  moins  dans  ces  liquides;  ' 
on  le  hâte  en  divisant  en  deux  l'organe  encore  frais. 

On  pratique  ensuite  des  coupes  minces  à l’aide  du  rasoir  dans 
les  divers  sens  que  l’on  juge  convenables,  pour  constater  les  dé- 
tails mentionnés  plus  haut.  Les  coupes  perpendiculaires  à la  direc- 
tion des  tubes  sont  des  plus  utiles  pour  voir  le  diamètre  des  di- 
veses  variétés  de  tubes  et  les  rapports  de  ceux-ci  avec  la  trame 
lamineuse  de  l'organe.  On  peut  isoler  celle-ci  des  tubes  sur  des 
coupes  minces,  en  agitant  ces  dernières  dans  l'eau  ou  en  les  bros- 
sant convenablement  au  pinceau  de  martre.  (Voy.  p.  259.) 
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Des  coupes  de  ce  genre  faites  successivement  sur  les  mamelons, 
vers  la  jonction  des  deux  substances,  dans  la  substance  corticale  et 
d’autres,  comprenant  la  tunique  fibreuse  du  rein  en  même  temps 
que  le  tissu  propre  de  celui-ci,  donnent  des  préparations  dont  la 
comparaison  est  des  plus  utiles.  Il  en  est  de  même  de  celles  qu’on 
pratique  sur  des  reins  dont  les  vaisseaux  encore  pleins  de  sang  ou 
congestionnés  après  ligature  de  la  veine  rénale,  ont  été  durci  dans 
le  cliromate  de  potasse,  sans  autre  injection  que  celle-là. 

Toutes  ces  préparations  se  conservent  comme  celles  du  testicule 
(voy.  p.  689). 

Examen  du  tissu  placentaire. 

815.  L’étude  de  ce  tissu  ne  peut  être  très-bien  faite  qu'après  celle 
du  tissu  lamineux  du  cordon  ombilical  ou  aliantoîdien  et  de  la 
cxmcbe  qu’il  envoie  entre  le  cliorion  et  l'amnios. 

On  examinera  ensuite  à un  grossissement  de  400  à 500  diamètres 
des  petites  portions  du  chorion  lui-même,  qu’on  enlève  avec  les 
pinces  et  les  ciseaux  courbes  pour  les  débarrasser,  avec  les  ai- 
guilles, du  tissu  précédent,  ou  même  les  dilacérer  un  peu  pour  bien 
voir  sur  les  bords  déchirés  Ks  cellules  polyédriques  le  formant  par 
leur  juxtaposition.  On  les  traitera  ensuite  par  les  acides  acétique, 
sulfurique,  etc.,  comme  lorsqu’on  étudie  les  épithéliums. 

Sur  la  face  utérine  du  chorion,  hors  de  la  zone  placentaire,  on 
cherchera  quelque  villosité  isolée  pour  la  détacher  entière  à son 
point  de  continuité  avec  le  chorion,  l’étaler  dans  l’eau  ou  la  glycé- 
rine et  observer  sa  forme,  ses  subdivisions,  etc.,  sous  un  grossis- 
sement de  10  à 50  diamètres  d’abord.  Un  grossissement  de  500  à 
400  fois  montrera  ensuite  l’identité  de  structure  de  sa  paroi  avec  le 
chorion.  On  cherchera  si  son  canal  central  est  entièrement  comblé, 
par  du  tissu  lumineux  (fig.  178)  ou  si  dans  celui-ci  rampent  des  ca- 
pillaires. L’emploi  de  l’acide  acétique  est  des  plus  utiles  dans  ces 
circonstances  pour  rendre  le  tissu  lamineux  intérieur  transparent. 

On  étudiera  ensuite  de  la 'même  manière  les  villosités  ou  des 
portions  des  villosités  qui  forment  chaque  cotylédon  placentaire, 
qu'elles  aient  ou  non  été  injectées  par  la  veine  et  une  artère  du 
cordon.  Dans  tous  les  cas,  leurs  subdivisions  peuvent  être  isolées 
sur  une  assez  grande  étendue  par  dissociation  attentive  avec  des 
aiguilles,  à l’mil  nu  ou  sous  le  microscope  à dissection. 

Pour  voir  le  mode  de  juxtaposition  des  subdivisions  des  villosités 
cotylédonaires  entre  elles  et  avec  le  tronc  de  celles-ci,  les  rap- 
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ports  des  gros  vaisseaux  dans  ces  dernières,  on  fera  des  coupes 
minces  du  tissu  placentaire  durci  dans  l'alcool,  dans  les  solutions 
de  bichromate  de  potasse  ou  d'acide  chromique.  Les  préparations 


Kig.  178 

de  la  muqueuse  utérine  et  de  ses  cotylédons  (sur  les  ruminants,  etc.; 
se  font  de  la  même  manière.  On  rend  les  préparations  meilleures  en 
poussant  par  le  cordon  une  injection  du  liquide  durcissant  ; dans 
celui-ci,  on  plonge  ensuite  l'organe  aiiisi  rempli  (voy.  p.  41). 

Quand  les  placentas  ont  leurs  vaisseaux  pleins  de  sang,  on  peut 
parfois,  sans  injection  ailificielle,  suivre  ceux-ci  dans  les  subdivi- 
sions des  villosités  qu’on  dissocie  après  le  durcissement.  On  peut 


* Tylindre  de  Umu  lamineui  eitrait  d'une  villosité  de  U portion  eitra-placentaiie  du 
rborion  «prés  la  délivrance  et  ayant  cetsé  d'étre  vasculaire.  C)lindre  on 

Taisceau  d'une  grosse  branche,  e.  Brandie  arrachée  du  oul-de-aac  d'un  petit  rameau. 
e,  d.  Amas  de  granules  graisseui  remplisbant  le«  noyaux  et  les  corps  ftbro*plasUquc« 
fusiformes  de  ce  tii»u.  Des  granules  Isolés  sont  épars  entre  les  flbres.  CroMi  fois. 
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aussi  voir  ces  vaisseaux  en  les  injectant  avec  la  solution  d'azotate 
d’argent  gélatiné  (voy.  p.  39-40),  avant  de  durcir  l'organe  dans  l’al- 
cool. Avec  les  placentas  durcis,  on  cherchera  à voir  sur  des  coupes 
perpendiculaires  ii  la  surface  utérine  des  cotylédons  les  rapports  des 
subdivisions  villeuses  avec  la  portion  de  muqueuse  que  l’organe 
entraîne  lors  de  la  délivrance.  A l'état  frais,  on  isolera  par  dilacé- 
ration les  éléments  de  cette  courbe  pour  voir  sous  un  grossisse- 
ment de  500  diamètres  les  modifications  importantes  à connaître 
que  subissent  là  les  épithéliums  et  les  autres  éléments  de  la  mu- 
queuse utérine  pendant  la  grossesse. 

Les  préparations  des  parties  fraîches,  dont  il  vient  d’étre  parlé, 
se  conservent  bien  dans  la  gélatine  glycérinée  (page  372)  et  dans 
les  liquides  de  Pacini.  Les  coupes  du  tissu  durci  seront  préparées, 
comme  nous  l’avons  dit,  pour  le  testicule. 

Quand  on  pourra  avoir  des  placentas  humains  ou  de  divers  ani- 
maux adhérents  à rutérus,  on  cherchera  à suivre  les  rapports  des 
vaisseaux  maternels  avec  les  villosités  placentaires  depuis  la  face 
utérine  jusqu’à  la  face  fœtale  du  placenta,  en  injectant  les  artères 
et  les  veines  utérines  avec  de  la  gélatine  peu  colorée  ou  avec  de  la 
solution  d’azotate  d’argent  trés-chargée  de  gélatine  (p.  39  à 40), 
avant  de  durcir  la  pièce  pour  pratiquer  les  coupes  voulues.  On  peut 
aussi  obtenir  le  durcissement  en  injectant  de  l’alcool  dans  les  vais 
seaux  du  cordon,  après  avoir  fait  l’opération  précédente. 

II  est  possible  de  conserver  longtemps  dans  les  conditions  d’un 
organe  frais,  pour  en  faire  ensuite  des  préparations,  l’utérus,  avec 
le  placenta  ainsi  que  d’autres  organes,  en  remplissant  les  vais- 
seaux utérins  à l’aide  de  la  gélatine  arsenicale  et  phéniquée,  ainsi 
ipie  nous  l'avons  indiqué  plus  haut  (pages  51-32). 

S16.  Les  particularités  exposées  plus  haut  sur  l’étude  des  pla- 
centas frais  ou  durcis  sont  applicables  en  tons  points  aux  cas  dans 
lesquels,  au  lieu  de  placentas  normaux,  l’on  doit  préparer  ceux  qui 
sont  le  siège  d'oblitérations  fibreuses  avec  ou  sans  dépéts  graisseux 
ou  calcaires,  ceux  qui  portent  vies  caillots  apoplectiques  dans  leur 
épaisseur,  des  couches  fibrineuses  sur  leur  face  fœtale,  etc. 

On  procédera,  comme  il  vient  d'étre  dit  (page  697),  pour 
observer  la  structure  de  la  paroi  <les  dilatations  hydropisiques  ou 
kysteuses  des  villosités  placentaires  {môle  hydalifonne)  et  des  di- 
verses sortes  de  mô(c*  placenlairen  thips  à des  rétentions  delà  totalité 
ou  d'une  partie  du  placenta  qui  continue  à croître,  avec  ou  sans  di- 
latation hydatiforme  de  quelques  villosités  et  oblitérai  ion  fibreuse 
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des  autres  après  certaines  fausses  couches.  Nous  avons  déjà  vu 
(p.  698)  comment  il  faut  préparer  le  tissu  pour  étudier  l'écartement 
des  filaments  villeux  auparavant  rapprochés,  écartement  causé  par 
la  coagulation  du  sang  maternel  en  caillots  durs,  plus  fermes  que 
ceux  que  forme  la  fibrine  du  sang  fœtal.  Les  indurations  par  oblité- 
ration fibreuse  due  à l’atrophie  des  capillaires  avec  hypergenése  du 
tissu  lamineux  qui  les  accompagne  dans  le  conduit  de  chaque  subdi- 
vision des  villosités  s'étudient  de  la  même  manière. 

Du  tistu  pulmonaire. 

817.  Pour  étudier  la  constitution  du  poumon,  il  est  important 
d'observer  d’abord  les  fibres  élastiques  qui  forment  en  réalité 
sa  charpente  ou  squelette.  Pour  cela,  des  coupes  minces  faites 
avi’c  des  ciseaux  courbes  à l’état  frais , puis  étalées  et  dilacé- 
rées  ou  non,  examinées  à des  grossissements  de  ôOO  à 500  diamè- 
tres, montreront  bien  leur  quantité  proportionnelle,  leur  disposi- 
tion , circulaire  en  général,  autour  des  canalicules,  aériens,  leurs 
anastomoses,  surtout  si  on  traite  le  tissu  par  les  acides  sulfurique 
ou  acétique  ou  par  la  potasse,  une  fois  la  préparation  mise  au  point. 
On  observera  en  même  temps  les  caractères  et  quelle  est  la  quan- 
tité des  petits  noyaux  dits  du  tissu  cellulaire  qui  existent  entre  tes 
faisceaux  ou  nappes  de  fibres  élastiques.  Avant  de  faire  agir  ces 
composés  chimiques,  on  cherchera  à isoler  par  ta  dilacération  les 
corps  fibro-plastiques  qui,  avec  les  éléments  précédents,  prennent 
part  à la  constitution  du  tissu  pulmonaire. 

Pour  étudier  l'épithélium  pulmonaire,  on  doit  employer  plusieurs 
moyens.  11  faut  l’observer  sur  les  nouveau-nés  morts  sans  avoir 
respiré  ou  n'ayant  pas  respiré  longtemps.  La  dilacération,  faite 
comme  il  vient  d’être  dit,  met  en  liberté  des  cellules  pavimenteuses 
isolées  et  des  gaines  épithéliales  complètes  reproduisant  la  forme 
et  le  volume  des  culs-de-sac  des  conduits  rospirateure.  Parmi  elles 
se  voient  des  cellules  prismatiques  ciliées  qui  viennent  de  la  mu- 
queuse des  bronches.  Il  faut  étudier  ces  préparations  sous  un  gros- 
si.ssement  de  500  diamètres  environ. 

Sur  les  individus  ayant  respiré  ou  même  sur  les  fœtus,  on  peut 
rendre  l'épithélium  plus  facile  à voir  en  injectant  la  solution  d’azo- 
tate d'argent,  gélatinée  ou  non  (voy.  p.  .'59-40),  dans  les  vaisseaux 
d'une  part,  et  dans  les  bronches  de  l’autre  ou  dans  celles-ci  seule- 
ment. Les  coupes  du  tissu  durci  ou  non  dans  l'alcoid  permettent 
alors  d’examiner  répitliélium  tapissant  les  culs-de-sac  respirateurs. 
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sur  ceux  de  ces  dcrnici's  que  la  section  a ouverts  d’une  manière 
favorable  (Voy.  aussi  sur  l'examen  de  cet  è|)ithélium,  p.  51 1 et  705). 

1/Cs  coupes  du  poumon  sain  ou  malade  insufllè  et  desséché  après 
ligature  de  la  trachée  permeltent  aussi  parfois  de  le  voir  quand 
on  les  maintient  quelques  heures  dans  1a  solutit>n  d’azolate  d'ar- 
gent. Les  coupes  pratiquées  dans  divers  endroits  convenables  suc- 
cessivement, serviront  à étudier  la  largeur  des  conduits  respira- 
teurs et  des  petites  bronches,  les  rapports  réciproques  de  ces  ca- 
naux entre  eux  et  avec  les  vaisseaux  sanguins. 

Il  est  utile  de  rendre  aux  tissus  leur  gonflement  et  leur  trauspa- 
|•ellee  en  mettant  les  tranches  minces  dans  l'eau  glycérinée,  addi- 
tionnée on  non  d’un  peu  d’acide  acétique.  On  peut  aussi  les  traiter 
alors  par  la  potasse;  les  acides  acétique  et  sulfurique  pour  mettre 
en  évidence  la  disposition  de  leurs  fibres  élastiques  et  ceux  de  leurs 
autres  éléments  qui  sont  insolubles  dans  ces  agents. 

Les  coupes  ainsi  faites  permettent  de  bien  observer  les  diverses 
phases  que  présente  le  développement  des  lésions  de  la  trame  même 
du  poumon,  des  canalicules  dits  alvéoles  ou  vésicules  respiratoires, 
des  parois  de  ses  petits  vaisseaux,  etc. 

I.es  mêmes  particularités  peuvent  être  vues  aussi  sur  des  pou- 
mons injectés  à la  gélatine  pour  distendre  ses  conduits  aériens  et 
sanguins,  ou  durcis  par  injection  préalable  lente  dans  les  bron- 
ches, du  liquide  durcissant  dans  lei|uel  l'organe  est  ensuite  plongé 
après  ligature  des  vaisseaux  remplis,  pour  empêcher  leur  déplé- 
tion {voy.  p.  41). 

l'our  voir  la  forme  des  terminaisons  des  canalicules  ou  culs-de- 
sac  respirateurs  {alvéoles  des  auteurs)  dans  chaque  lobule  pnlino' 
iiaire,  il  existe  un  grand  nombre  de  procédés  indiqués  générale- 
ment dans  les  traités  d’anatomie  descriptive,  tels  que  les  injections 
de  matière  à corrosion  qui  permettent  de  laisser  détruire  le  tissu 
même  du  poumon,  pour  ne  garder  que  le  moule  des  conduits 
aériens  qu’on  observe  ensuite  à la  loupe.  .Nous  n’avons  pas  ù parler 
ici  de  ces  moyens  d’étude.  Mais  il  est  utile  de  noter  qu’on  peut  voir 
ces  dispositions  en  insufflant  un  |)nnmon  d’enfant  ou  de  jeune  ani- 
mal (fig.  197), dont  la  trame  n’est  pas  encore  parsemée  de  granules 
pigmenlaires.  En  empêchant  le  gaz  de  s'écbappei-  on  peut,  sous  une 
forte  loupe,  apercevoir  toutes  les  particularités  de  forme  et  de  vo- 
lume des  conduits  respirateurs  (b,c,d,e,f)  au  travers  du  tissu  trans- 
parent qui  les  limite,  surtout  vers  les  bords  niinces  du  poumon  à 
l’état  frais,  sans  même  qu'il  soit  toujours  besoin  de  rendre  le 


Digitized  by  Google 


70‘J  l’HÉl'ARATIOS  «ES  CA.NAI.lCl  LES  IIESIMUATEI  RS. 

tissu  plus  transparent  en  rinfiltrant  par  injection  d’ean  dans  les 
conduits  sanguins.  La  surface  des  petits  cylindres  d'air  réflé- 
chit la  lumière  comme  ses  bulles  dans  la  mousse  de  savon  et  un  gros- 
sissement de  4 à 10  diamètres  permet' de  distinguer  tous  les  détails 
de  cette  surface,  qui  représente  le  moule  exact  des  conduits  dans 
cha(|ue  lobule  du  poumon  (lig.  180).  Ces  parlicularités  se  constatent 


Lia.  l'S  •.  ■ 


très-bien  sur  les  poumons  insufflés  des  fudus  mort-nés  ou  des  en- 
fants morts  peu  après  la  naissance. 

Kii  préparant  le  poumon  des  embryons,  comme  nous  avons  dit 
qu’on  doit  le  faire  pour  le  tissu  des  glandes  (p.  (578),  on  isole  faci- 
lement les  conduits  bronchiques  et  pulmonaires  de  manière  à ce 


* \.  Ti'oi»  luhiiles  |>ulniünaiie$  (6,  t*,  ri),  nlicnani  à uni*  petite  brunche  (a)  sur  iiii 
lin  n(nive:iu-né.  Grandeur  ii.ilm'clie.  R.  Le  luliule  b prossi  K fois  sous  In  loupe,  ap|>eti(Jii 
» la  bronche  ci.  fVoir  dans  le  texlc  la  signillcatiou  des  lettrej.) 

'*  Grouite  df  ranaliculcs  ou  culs-de-sac  re->piratnii'cs  du  lobule  précèdent . grossis 
environ  50  fois.  a.  bronchiole,  b.  c.  Subdivisions,  d.  Autre  subdivision  avec  les  dilTé- 
rentes  formes  de  lenninaisons  en  culs-de-sac  (e.  f,  g,  h,  t,  i)  dont  le  plus  gros  (î)  inesti* 
rait  un  dixième  de  millimélre. 
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iju'ils  soient  vus  iieHemont  à un  faible  grossissement  (fig.  t81).  On 
|jpul  isoler  aisénienl  et  à un  fort  grossissement,  étudier  à l’état 
Irais  l’épithélium  qui  remplit  les  conduits  à cette  époque,  ainsi  que 
leur  paroi  propre  et  la  trame  interposée. 

Les  préparations  du  tissu  du  poumon  peuvent  être  conservées 
comme  celles  du  tissu  testiculaire  (page  689). 

On  procédera,  comme  nous  venons  do  le  dii'c  (pages  70U-70I^ 


Kig.  i«l  •. 

pour  observer  les  lésions  existant  dans  la  pneumonie  et  la  bron- 
chite, celles  de  l'adcction  dite  pneumonie  ehronique;  l’épithéliorna 
fœtal,  les  granulations  grises,  les  phases  de  leur  génération  et  de 
leurs  modifications  successives  avec  passage  à l’état  jaunâtre, 
friable,  etc.,  leur  donnant  l'aspect  dit  tuberculeux  ; pour  étudier  la 


* Puiimoii^  d’un  embi^un  de  lapin  long  dp  It  millimètres,  a,  h.  Trachée  depuis  le 
vennement  lai^ngien  jusqu'à  sa  bifurcation,  c.  d.  Culs>de*sacs  des  caiiaiicules  respira- 
leui's  en  voie  de  dé>eloppement.  e,  ^ mêmes  dans  le  poumon  droit.  Grossis 

W fois. 
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constitution  des  masses  tiibcrciilcusos  à marche  chronique,  et  la  sub- 
stitution libri'Use  du  poumon  chez  les  vieillards,  elc. 

818.  [’armi  les  prociîdés  proposés  pour  observer  la  disposition 
des  réseaux  capillaires  du  poumon,  sans  recourir  aux  injections 
arlilicielles,  il  faut  noter  celui  de  M.  Villemin,  qui  donne  à cet 
égard  de  bons  résultats.  {Journal  de  l'anatomie  et  de  la  pliijsioloyie. 
Taris,  I8f>7,  in-8°,  p.  ô07.) 

On  insulHe  préalablement  le  poumon  et  on  le  fait  sécher  ; il  suflit 
ordinairement  de  serrer  dans  une  ligature  une  portion  de  poumon 
que  Ton  détache  ensuite  du  reste  de  Torgane.  Il  est  iiidispen- 
sahle  que  les  vaisseaux  contiennent  un  peu  de  sang,  un  poumon 
exsangue  no  vaut  rien.  I.cs  poumons  d'animaux  domestiques  que 
Ton  saigne  ou  ceux  que  l’on  extrait  tandis  que  le  cœur  bal  encore 
ne  donnent  pas  tous  de  bons  résultats.  Ceux  de  bœuf  (|ui  ont 
une  coloration  rose  ou  rouge  suflisent  généralement.  Si  l'on  sacri- 
liait  soi-méme  un  animal  quelconque  dans  l'intention  d’employer 
ses  poumons  pour  l'étude,  il  faudrait  avoir  soin  de  ne  les  lui  enlever 
qu'aprés  l’arrêt  de  la  circulation  et  la  coagulation  du  sang.  Les 
poumons  d’homme  qu'on  ne  relire  de  la  poitrine  que  vingt-quatre 
heures  après  la  mort  sont  ordinairement  trés-avantageux.  D’une 
manière  générale,  il  est  indispensahie  que  les  poumons  aient  une 
teinte  rose  ou  rouge  qui  indique  la  rétention  d’une  certaine  quan- 
tité de  sang  dans  le  système  vasculaire. 

Les  réactifs  employés  sont  : nue  solution  de  bichlorure  de  mer- 
cure avec  2 décigrammes  de  sel  sur  lÜO  grammes  d'eau;  de 
l’eau  Irés-légéreiiicnt  alcalinisée  au  moyen  de  deux  à cinq  gouttes 
d'ammoniaque  pour  100  .gramnres  ; enlln  une  solution  aqueuse 
d'iode  assez  foncée. 

Sur  un  poumon  convenablement  choisi , on  pratique,  avec  un 
bon  rasoir,  une  coupe  mince  qim  Ton  dépose  dans  une  goutte  de 
liqueur  au  sublime  mise  préalablement  sur  une  lame  de  verre.  En 
moins  d’une  seconde  la  coupe  est  imprégnée  et  l’on  écoule  le 
liquide  en  inclinant  le  porte-objel  ; on  met  ensuite  une  goutte  de 
l’eau  alcaline  qu’on  ne  laisse  en  contact  qu’un  instant  extrêmement 
court  ; on  l’évacue  aussitôt  et  Ton  essuie  avec  un  linge  ce  qui  en 
reste  sur  la  plaque  do  verre.  On  se  hâte  enlin  de  mouiller  la  pièce 
avec  une  goutte  de  solution  iodée.  La  préparation  estalors  terminée, 
elle  a duré  quelques  secondes  seulement 

Le  sublimé  détermine  dans  les  vaisseaux  un  coagiilum  qui 
lend  leur  trajet  apparent;  mais  ce  r.oagulum  est  rétracté,  il  se 
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fragmente  el  ne  dessine  que  des  tronçons  de  capillaires.  La  so- 
lution iodée  employée  seule  produit  aussi  le  même  effet,  avec 
cette  différence  qu’elle  rend  les  vaisseaux  colorés.  L’eau  alcaline 
a pour  but  de  dilater  le  caillot  et  de  permettre  son  extersion 
dans  tout  le  réseau  vasculaire  ; mais  cette  eau  employée  avec 
un  seul  des  autres  réactifs  ne  donne  pas  de  bons  résultats  ; il  faut 
se  servir  des  trois  liquides  en  les  faisant  se  succéder  comme  nous 
l’avons  dit  plus  haut.  Si  l’action  de  l’eau  alcaline  a été  trop  pro- 
noncée, soit  que  la  solution  soit  trop  forte,  soit  que  le  contact  ait 
été  trop  prolongé,  le  coagulum  devient  probablement  trop  transpa- 
rent, la  coupe  est  comme  détrempée  et  les  capillaires  ne  sont  plus 
indiqués  que  par  les  linéaments  de  leurs  contours,  ce  qui  donne 
lieu  à un  enchevêtrement  confus  de  lignes.  D'un  autre  côté,  les 
noyaux  capillaires  rendus  trop  apparents  jettent  le  trouble  dans  la 
détermination  des  éléments.  Aussi  la  concentration  de  cette  so- 
lution doit-elle  varier  selon  les  poumons,  leur  ancienneté  de  des- 
siccation, le  degré  de  la  réplétion  sanguine,  etc.  C’est  pourquoi 
on  indique  entre  deux  à cinq  gouttes  d’ammoniaque,  mais  quatre 
•gouttes  réalisent  le  plus  ordinairement  une  liqueur  appropriée. 
11  ne  faut  pas  oublier  que  l’ammoniaque  est  très-volatile  et  que  la 
solution  s’affaiblit  progressivement;  on  se  trouve  dés  lors  obligé 
d’ajouter  une  goutte  d’alcali  de  temps  en  temps. 

L’effet  des  coagulants , mais  surtout  de  l’eau  iodée  qui  est 
employée  en  dernier  lieu,  est  jugé  trop  intense  quand  le  réseau 
vasculaire  est  interrompu  dans  sa  continuité  et  ne  se  révéle  plus 
que  par  des  fragments  de  capillaires  fortement  colorés.  La  réussite 
de  la  pi  éparalion  tient  donc  au  juste  équilibre  entre  l’action  de 
l’eau  alcaline  et  celle  de  la  solution  iodée. 

D’une  manière  générale,  on  doit  opérer  avec  rapidité,  remplacer 
rapidement  la  liqueur  mercurielle  par  l’eau  ammoniacale,  et  plus 
rapidement  encore  celle-ci  par  la  solution  d’iode.  Il  faut  avoir  soin 
pendant  l'opération  de  faire  en  sorte  que  la  coupe  reste  toujours 
bien  étalée  sur  le  porte-objet,  alin  de  ne  pas  altérer  les  rapports  do 
ses  parties. 

Au  moyen  de  ce  procédé,  on  a sous  les  yeux  le  magnifique  réseau 
capillaire  respirateur  ; l’espace  intercepté  dans  les  mailles  de  ce 
ré.seau  occupe  une  surface  moins  étendue  que  celle  qui  est  recou- 
verte par  le  sang.  A l’intérieur  des  vaisseaux,  se  voient  pressés  les 
uns  contre  les  autres,  sur  les  batraciens,  les  globules  rouges  mu. 
nis  d’un  gros  noyau  légèrement  granulé. 

Uow'î*  — Micix»K*t>|>c.  * 45 
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(Juaiul  on  oxamiiio  une  coupe  dépouillons  eiiipliyséiiiateux,  à uii 
degré  encore  peu  avancé,  ce  qui  frappe  tout  d’abord,  c’esl  l'agraii- 
disseinenl  des  mailles  du  réseau  vasculaire  ; les  espaces  interca- 
pillaircs  ont  augmentés  de  surface  pour  la  plupart,  et  dans  quelques 
cas  les  vaisseaux  paraissent  plus  grêles.  (Villemin.) 

819.  Pour  préparer  les  branchies  des  poissons  à l’état  frais,  on 
enlèvera  des  portions  minces  du  tissu  de  la  superlicie  de  ces  or- 
ganes , afin  d’étudier  leurs  épithéliums  et  le  tissu  propre  sous- 
jacent  sous  un  grossissement  de  500  à oOO  diamèU’es. 

Pour  voir  les  autres  dispositions,  il  faudra  faire  des  coupes  minces 
des  lames  respiratoires  durcies  dans  l'alcool  ou  dans  le  liquide  de 
.Millier,  le  bichromate  de  potasse,  etc.  En  jetant  dans  ces  liquides 
un  poisson  qu’on  vient  d’aspby.vier,  on  peut  trouver  plus  tard,  sur 
les  coupes,  les  réseaux  capillaires  naturellement  injectés  de  sang 
e.oagulé.  Les  iiijcctioiis  de  ces  organes  ne  sont,  du  reste,  pas  diffi- 
ciles à faire,  et  peuvent  être  bien  observées  sur  des  coupes  minces 
laites  en  diverses  direelions  après  nn  durcissement  convenable. 

820.  Lesiuiu  des  jmrenchijmes.  — C’est  en[proe,édant  comme  dans 
l’étude  du  tissu  normal  des  glandes  (voyez  p.  079,  g 802),  qu’il  fau- 
dra faire  les  préparations  destinées  à rexamen  des  allérations  glan- 
dulaires consistant  en  une  réplélioii  des  tubes  glandulaires  par 
une  substance  amorphe  soit  tenace , soit  molle  plus  ou  moins 
grenue  ; tantôt  parsémée  de  gouttes  huileuses , tantôt  n’en  pré- 
.sentant  pas  ; tantôt  encore  parsemée  de  noyaux  analogues  à ceux 
de  l’épithélium  normal,  plus  ou  moins  granuleux,  et  d’autres  fois 
dépourvue  de  noyaux.  Celte  substance  siège  ainsi  à nue  jilace  où 
iiurmalement  existait  auparavant  un  épithélium  et  forme  un  cylindre 
plein  on  auparavant  l’épithélium  formait  une  gaine  avec  un  conduit 
central  ; le  tout  avec  ou  sans  alU'-ratioii  de  la  paroi  propre  et  de  la 
trame  ambiante,  qui  peut  être  indurée,  épaissie,  etc.;  d’où  indu- 
ration en  général  du  tissu  sans  déformàtiou  ni  changement  d'as- 
pect extérieur  de  l’organe;  induration  suivie  ou  non  de  ramollissr’- 
ment  avec  ou  sans  épancbenienis  sanguins. 

Un  adoptera  la  même  manière  de  faire  |iour  étudier  Vhiiperlrupliir 
des  culs-de-sac  glandulaires  due  aussi  à Vliyitenjenèsc  des  épithé* 
liums  des  couches  épithéliales.  On  verra  ainsi  que,  dans  la  mamelle 
et  les  glandes  sébacées,  il  y a parfois  épaississement  de  la  paroi 
propre  glandulaire  en  même  temps  que  multiplication  des  épitlnî- 
liums  ; ceux-ci  remplisseut  les  culs-de-sac,  en  changeant  leur  vo- 
lume, leur  consistance  et  leur  couleur.  Un  constatera  également  aloi-s 
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lu  ctieïisleiice  de  lésions  atrophiques  dans  la  trame,  moins  les  libres 
élastiques  et  les  con- 
duits excréteurs  i|ui 
rétractent  le  mamelon. 

On  fera,  tant  à l’étal 
frais  que  sur  des  cou- 
■pes  du  tissu  durci, 
l'examen  de  la  compli- 
cation granuleuse  jau- 
nâtre ou  phijmatdide, 
suit  de  la  trame,  suit 
du  tissu  propre  à la 
tumeur  quand  elle  se 
manifeste  A l'œil  nu. 

Sur  les  préparations 
fraiches,  on  cherchera 
s'il  y a ou  non  coexis- 
lence  d’une  augmenta- 
tion de  Yolnme  de  la 
cellule  du  noyau  et  du 
nucléole  des  épithé- 
liums glandulaires , 
muqueux , séreux  et 
cutanés  formant  ces 
lumeui's  , dilTérences 
i|ui , comparativement 
à l'étal  des  épithéliums 
uurinaux,  nniénent  l'a- 
spect qui  faisait  dire 
ces  cellules  cancéreu- 
HKx  OU  héler omorphets, 
alors  (pi'on  n'avait  pas 
encore  suivi  leurs  pha- 
ses d'évolution  depuis 
l’état  nornial  jusqu’au 


* 1,1.  Noyaux  d'èpithtriiulns  ai  rivrs  à IVlat  d'hypertrophie,  dit  état  rani'éreux.  ’i.i. 
lielliileâ  épithéliales  hypertiophiécs  à l'état  qui  les  faisait  dire  cellules  ty|)es  du  cancer. 
1.5,  5.  Coiliilcs  ramiliées  dites  eu  taquelle.  i.  I.  Cellules  fusiformes  à un  ou  plusieurs 
noyaux.  5.5.  Ollules  excavées  dont  la  cavité  renferme  des  amas  pnuiuleux,  des  corpus 
culcs  sphériques  ou  uue  autre  cellule  avec  ces  noyaux,  o".  Cellule  englobant  à moitié 
une  plus  petite  cellule,  et  à coté  uii  noyau  énorme  avec  un  gi-os  nucléole.  G.  l'iaques 
ou  lamelles  à noyaux  multiple». 
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dRgré  Rxlrâiiio  d'altération.  Sur  ces  préparations  fraiclies  surtout, 
ou  examinera  les  niodiücations  delà  structure,  causant  les  change- 
ments de  couleur  et  de  consistance  dits  encéplialoïdes,  quoique  la 
texture  romlamentale  soit  conservée  (fig.  182). 

Les  conséquences  de  cette  hypertrophie  et  de  cette  hypergenèse 
sur  place  sont,  non-seulement  des  changements  de  volume,  etc., 
mais  encore  elles’ causent  des  changements  dans  la  disposition 
de  la  trame,  qu’il  faut  chercher  surtout  sur  les  coupes  minces  du 
tissu  durci.  Sur  les  préparations  de  ce  genre,  on  déterminera  s’il  y 
a atrophie  de  la  paroi  propre  glandulaire,  et  si  alors  les  épithéliums 
envahissent  ou  non^la  trame  en  amenant  une  atrophie  par  cette 
génération  hors  place  dite  infiltration  épithéliale,  etc.,  génération 
épithéliale  pouvant  se  constaterjhors  des  culs-de-sac,  parfois  avant 
la  disparition  de  la  paroi  propre,  entre  les  faisceaux  de  fibres  de  la 
trame,  sous  forme  de  noyaux  sphériques  larges  de  5 é 5 millièmes 
de  millimètre,  hyalins,  à contours  nets,  mais  devenant  grenus  cada- 
vériqueraent  ; ces  noyaux  sont  écartés  eux-inémes  les  uns  des  au- 
tres par  une  substance  homogène  se  segmentant  en  corps  de  cel- 
lules hors’des  culs-de-sac,  dans  les  intervalles  des  faisceaux  de 
la  trame  repoussés  et  s’atrophiant  devant  les  épithéliums  qui  pren- 
nent leur  place  rapidement. 

Sur  ces  coupes  et  sur  les  préparations  fraîches,  on  cherchera  s’il 
y a dévelo])pement  et  hypei'trophie  consécutifs  des  cellules  et  de 
leurs  noyaux,  dont  les  premières  se  segmentent  elles-mêmes  par- 
fois, mais  rarement,  et,  sur  d’autres  préparations,  on  constatera  s’il 
y a génération  de  noyaux  semblables  ayant  lieu  en  même  temps 
dans  les  ganglions  lymphatiques  voisins  qui  s'indurent  par  suite  et 
augmentent  de  volume. 

Sur  des  préparations  fraîches,  faites  comme  nous  l’avons  dit 
(p.  668-61)9),  et  sur  des  coupes  des  muqueuses  durcies,  on  verra 
quelles  sont  les  particularités  que  présentent  ces  altérations  lors- 
qu’elles SC  montrent  dans  les  follicules  des  muqueuses  intestinale, 
utérine,' etc.,  à quoi  est  dû  l’état  colloide  ou  gélatini/onne  dans  les 
tumeurs  portant  sur  les  parenchymes  glandulaires;  quels  sont  alors 
l’état  des  culs-de-sac  et  de  la  trame  ; les  particularités  offertes  par 
cette  altération  lorsqu’elle  se  montre  dans  les  follicules  des  mu- 
queuses intestinale,  etc. 

821.  C’est  aussi  û l’aide  des  deux  modes  principaux  do  prépara- 
tions indiqués  plus  haut  (p.  678  et  679),  qii’on  étudie  : 1“  la  texture 
des  tumeurs  dues  aux  hypergenèses  glandulaire,  testiculaire,  etc. 
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locales  ou  sur  place,  dites  souvent  hypertrophies  glandulaires,  2"  la 
multiplication  des  culs-de-sac  communi(|uant  ou  ne  communiquant 
pas  avec  les  conduits  excréteurs,  les  phases  et  les  modes  de  cette 
génération,  sa  coexistence  avec  les  phénomènes  d'hypertrophie 
signalés  plus  haut;  5"  la  pénétration  de  la  trame  lainiiieuse  dans  les 


F.g.  I8Î 


c.oiiduits,  et  y formant  un  cylindre  fibreux  central  avec  épithélium  in- 
terposé à la  paroi  propre.  C’est  encore  en  suivant  ces  mêmes  procédés, 
qu’on  étudiera  les  tiiineurs  hétéradéniques  olfrant  ou  non  des  corps 
volumineux  ù noyaux  dits  corps  oriformes  (fig.  183,1, 2,  f,  g)  inclus 
dans  les  tubes  (V.  aussi  p.  711);  les  tumeurs  par  génération  hétéroto- 
pique secondaire  ou  consécutive  à des  lésions  des  parenchymes  ou  des 


' Élomenli  d'une  tumeur  hétéradénique  post-<jculaiic.  a.  b,  c.  d.  c.  I n rdament  épi- 
tUélial;  cyliudiolde  avec  terminaison  en  cul*<le>sac.  a, b.  Epithéliums  vus  à SUU  dia- 
mètres. lig.  i et  2.  rurps  uviloniies  inclus  dans  les  ciils-d<>-»ac , vus  sous  un  gros- 
sissement de  diamètres. 
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épithéliums  muqueusel  cutanés  (généralisation),  plus  ou  moins  pro- 
noncée d'un  sujet  à l’autre,  et  aussi  selon  que  la  lésion  des  épithé- 
liums est  de  telle  ou  telle  nature.  (V.  Ch.  Robin,  Compte»  rendu» 
de»  féance»  de  l'Académie  des  sciences.  Paris,  1855,  t.  XL.) 

Les  épithéliums,  les  culs-de-sac,  les  papilles  de  ces  productions 
hétérotopiques  secondaires  (naissant  successivement  dans  les  gan- 
glions lymphatiques  surtout,  et  ailleurs  encore,  loin  de  l’organe 
primitivement  affecté)  conservent  le  type  qu’elles  ont  normalement 
dans  le  tissu  devenu  malade  directement  et  le  premier  et  prennent 
promptement  les  caractères  que  celui-ci  a acquis  graduellement. 
Dans  les  cas  de  génération  hétérotopique  de  cet  ordre  amenant  la 
lorination  de  tissu  du  'foie  dans  la  cavité  de  la  veine  cave  infé- 
rieure, séparé  de  celui  de  l’organe  même  par  toute  l’épaisseur  des 
parois  de  la  veine,  on  fera  les  préparations  comme  s’il  s’agissait 
du  foie  normal.  (Voyez  p.  685,  jl  805.) 

Dans  cette  génération  hétérotopique  secondaire  d’un  parenchyme 
analogue  à celui  qui  a été  primitivement  affecté,  le  tissu  né  ainsi 
loin  du  lieu  où  siège  le  type  normal  devenu  malade,  présente  aussi 
une  trame  et  d'autres  dispositions  anatomiques  d’importance  moin- 
dre qui  res.semblent  A celles  du  type  auquel  elles  se  rattachent 
anatomiquement  et  palhogéniquement.  On  remarquera  que  ces 
tissus  ou  organes  nés  pathologiquement  passent  par  les  phases 
embi’yonnaires  ou  normales  ordinaires  eu  empiétant  sur  les  tissus 
voisins;  mais  ils  se  développent,  puis  atteignent  rapidement  le 
degré  d'altération , causant  les  états  dits  squirrheux , encépha- 
loides,  etc.,  que  présente  le  tissu  primitivement  lésé.  Ce  sont  là 
autant  de  particularités  dont  il  faut  tenir  compte  en  observant  les 
préparations  de  ces  tissus  morbides,  et  cela  soit  que  la  génération 
secondaire  ait  lieu  dans  les  ganglions  correspondants , sous  la 
plèvre,  sous  le  péritoine,  dans  le  foie,  dans  le  canal  médullaire  des 
os,  sur  le  trajet  des  nerfs,  ou  enfin  dans  les  muscles,  etc.  On  cher 
chera,  sur  les  coupes  de  ces  tumeurs,  si  elles  renferment  des  globes 
épidermigues  perlés  ou  non.  Mais  avant,  sur  des  lambeaux  d’épi- 
derme, on  étudiera  leur  structure  à l'état  normal  dans  le  prépuce 
des  enfants,  les  plis  de  l’anus.  Dans  les  conditions  morbides,  on 
les  cherchera  dans  les  tumeurs  épidermiques  du  gland,  de  la  lan- 
gue, de  la  peau,  du  testicule,  des  séreuses,  etc.  On  observera  sur 
ces  corps  leurs  centres  ou  noyaux  variés,  graisseux,  calcaires,  etc.; 
l’imbrication  de  leurs  cellules,  les  globes  simples  et  les  globes  com- 
plexes, intra  nu  extra-papillaires,  etc. 
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Dans  les  tumeurs  récidivées  dans  les  ganglions  ou  dans  un  autre 
organe  voisin  du  lieu  d’ablation  d’une  tumeur  d’origine  glandulaire 
ou  épithéliale  ou  se  généralisant  dans  ces  organes  voisins  du  pre- 
mier qui  a été  affecté  ainsi,  on  cherchera  s’il  s’agit  ou  non  des 
tumeurs  dans  lesquelles  les  épithéliums  se  multiplient  rapidement, 
entraînent  le  développement  et  la  propagation  de  ces  tumeurs  en 
peu  de  temps,  tout  en  restant  très-petits,  en  conservant  à peu  prés 
les  caractères  qu’ils  ont  dans  la  couche  la  pins  profonde  d’épiderme 
cutané.  Parfois,  le  tissu  est  assez  dur  pour  permettre  de  faire  des 
coupes  sur  le  tissu  frais.  D’autres  fois , on  est  obligé  préalable- 
ment de  les  durcir.  Il  faut  toujours,  du  reste,  faire  des  prépara- 
tions par  coupes  et  dilacérations  successivement  pour  étudier,  à 
l’état  fi  ais,  les  noyaux  et  cellules  de  l’épithélium  de  ces  tumeurs,  élé- 
ments qui  ont  un  peu  les  caractères  de  l'épithélium  des  ganglions 
lympathiqiies,  mais  sont  pourtant  plus  petits. 

X22.  Dans  la  préparation  des  tumeurs  hétéradéniqnes,  comme 
dans  celle  des  glandes,  il  est  nécessaire  d’as.socier  la  dilacération  aux 
coupes  du  tissu  durci.  La  dilacération  doit  naturellement  être  faite 
sur  le  tissu  frais,  et  pratiquée  souvent  sous  le  microscope  à dis.sec- 
tion,  afin  de  voir  la  longueur  des  tubes,  la  forme  et  le  nombre  de 
leurs  subdivisions,  etc.  ; plusieurs  des  particularités  relatives  à la 
présence  ou  à l’absence  de  paroi  propre,  et  à la  ressemblance  des  culs- 
de-sac  à ceux  de  telle  ou  telle  glande  normale,  etc.  (Voy.  p.  678.) 

On  observera  souvent  dans  ces  préparations  microscopiques 
le  passage  des  épithéliums  nucléaires  à l’état  d’épithélium  pa- 
vimenteux  que  j’ai  fait  counaitre  depuis  longtemps  Sur  un  même 
lambeau  d’épithélium,  sur  un  même  cul-de-sac,  on  peut  voir  des 
éjiithéliiims  nucléaires  contigus  formant  à eux  seuls  la  gaine  épi- 
théliales (fig.  184,  e,  f)  ; peu  à peu  on  arrive  à des  endroits  où  ces 
noyaux  sont  de  plus  en  plus  écartés  par  de  la  matière  amorphe  gé- 
néralement pâle,  transparente,  mais  uniformément  et  finement 
granuleuse  (iig.  184,  d)  ; puis,  plus  loin,  on  rencontre  bientôt  des 
lignes  indiquant  l'existence  de  plans  de  'segmentation  minces, 
pâles,  divisant  l ette  substance  en  passant  à des  intervalles  à peu 
prés  égaux  entre  chaque  noyau,  et  se  rencontrant  sous  des  angles 
variables;  de  telle  .sorte  que  chacun  de  ces  derniers  devient  ainsi 

' Cliaiics  ttobin,  Tableaux  d'anatomie  Paris,  1R5U,  iii-4°,  dixième  tableau, 
piemièie  euluiine,  n*  25.  Sale  sur  quelques  hypertrophies  glandulairis  Ga- 
zette des  hdpitauT.  Paris,  novembnî  1852)  et  Sur  le  lissu  hrlrrad^niqiie.  Ga- 
zette hebdomadaire,  I.  III,  Paris,  18.5R,  [iig.  1 el2.i 
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le  centre  d’une  cellule  pavimenleuse  (fig.  184,  voy.  de  / et  d en  a). 

C’est  par  cette  segmentation  de  la  matière  amorphe  interposée 
aux  noyaux  autour  de  chacun  d’eux,  comme  centre,  que  les  épi- 
théliums nucléaires  passent  graduellement  à l’élal  de  cellules  pa- 
vimenteuses  ayant  chacune  un  de  ces  noyaux  pour  centre.  Les  lignes 


Fig.  IS-t.— Cul&-üe*&ac  d'une  tumeur  hélêradénique  pivvertébrale  de  la  région  lombairv 
avec  individualisation  en  cellules  êpitliêliales  par  seginentalioii. 

ou  sillons  de  segmentation,  d'abord  pâles,  quelquefois  interrom- 
pus, deviennent  de  plus  en  plus  nets  et  mieux  dessinés.  Les  cel- 
lules qu’ils  circonscrivent  sont  d’autant  plus  isolablcs,  d’autant 
plus  nettes,  d’autant  moins  adhérentes  les  unes  aux  autres,  et  se  dis- 
socient d’autant  plus  aisément  qu’on  avance  plus  vers  des  endroits 
où  ces  lignes,  limitant  les  cellules,  sont  mieux  dessinées.  11  arrive 
quelquefois  que  deux  ou  trois  noyaux  se  trouvant  trés-rapprochés 
les  uns  des  autres,  contigus  ou  non,  il  ne  se  forme  pas  de  sillon  ou 
ligue  de  division  de  la  matière  amorphe  immédiatemenl  entre  eux; 
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ils  sont,  au  contraire,  circonscrits  par  segmentation  de  la  matière 
amorphe  qui  sépare  le  petit  groupe  qu'ils  représentent,  et  deviennent 
tous  ainsi  le  centre  d’une  seule  cellule  à deux  ou  trois  noyaux. 
C'est  de  la  sorte  que  se  produisent  les  cellules  qui  offrent  deux, 
trois  ou  un  plus  grand  nombre  de  noyaux,  à côté  de  celles  qui  en 
ont  un  .seul,  comme  on  le  voit  le  plus  ordinairement.  Tel  est  en- 
core le  phénomène  physiologique  auquel  on  doit  de  voir  si  sou- 
vent dans  les  maladies  des  glandes  à épithélium  nucléaires  des 
gaines  épithéliales  de  certains  culs-de-sac  offrant  l'état  pavimen- 
teux  le  plus  net,  à cellules  quelquefois  très-grandes  à côté  d'autres 
qui  ont  encore  leur  épithélium  nucléaire  normal  ou  à noyaux  plus 
on  moins  hypertrophiés.  (Comparez  e,  /'etc,  c A h,  c.) 

Ce  fait  s’observe  aussi  à l'état  normal  dans  bien  des  glandes  d’a- 
nimaux vertébrés  et  invertébrés  selon  qu’elles  sont  à leur  complet 
développement  ou  non.  Ces  données  doivent  être  connues  pour 
arriver  à bien  déterminer  la  nature  des  dispositions  obsen’ées  dans 
un  grand  nombre  de  préparations. 

ART.  X.  Tisses  DES  CARTILACES,  DBS  OS,  DES  COQUII.LES, 

UES  DENIS,  ETC. 

825.  Nous  n’avons  pas  à revenir  ici  sur  ce  que  nous  avons  dit 
de  la  manière  de  préparer  les  tissus  naturellement  durs  en  gé- 
néral, tels  que  les  os,  les  cornes,  les  ongles,  les  poils,  etc.  (Vov.  pa- 
ges 346  et  548.) 

Nous  ajouterons  que  l'étude  des  coupes  du  tUsu  cartilayineux 
doit  être  complétée  par  leur  ébullition,  soit  sur  la  plaque  de  verre, 
soit  dans  un  tube,  au  sein  d’un  liquide  approprié,  tel  que  l’eau 
pure  ou  acidulée,  dans  le  but  de  liquétier  la  substance  fondamen- 
tale et  mettre  en  liberté  ses  portions  moins  solubles  qui  limitent 
les  ehondroplastos  et  (appelées  capmle»  du  carlilaye  par  quelques 
auteurs),  ainsi  que  les  cellules  qu’elles  contiennent.  Toutes  ces  par- 
ties, en  effet,  sont  moins  attaquables  par  les  agents  précédents  et 
une  fois  mises  en  liberté,  plusieurs  détails  de  leur  structure  peuvent 
être  plus  aisément  observés. 

C’est  à l’aide  de  coupes  minces  qu’on  a étudié  dans  les  cartilages 
leurs  états  séniles  et  morbides,  leur  passage  à l’état  fibroide  (non 
semblable  à celui  des  fibro-carlilages),  les  fines  stries  en  forme 
d’aiguilles  entourant  les  chondroplastes  et  leurs  altérations  chez  les 
goutteux.  On  procédera  de  même  pour  examiner  la  fissuration  en 
lamelles  minces  de  la  substance  fondamentale  allant  jusqu’à  ouvrir 
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les  chondroplastes  et  mellre  en  liberté  les  cellxde»  devenue»  granu- 
leuses (Redfern,  Broca,  etc.),  la  production  de  tissu  lamineux  entre 
ces  parties,  dans  les  maladies  articulaires  et  dans  l’état  sénile;  pour 
observer  enfui  quand  a lieu  le  passage  à l'état  granuleux  de  leur  sub- 
stance fondamentale  et  leurs  incrustations  calcaires,  granuleuses  sans 
ossification  (chondromes  de  la  tbyréoîde,  etc.),  prouvant  la  diffé- 
rence qu'il  y a entre  l'ossification  et  les  incnislations.  C’est  simple- 
ment en  raclant  leur  surface  ou  en  prenant  delà  synovie  dans  les 
cavités  articulaires  qu’on  prépare  dans  l’état  sénile  et  chez  les  gout- 
teux des  petites  saillies  polypiformes  ou  villiformes  simples  ou 
ramifiées,  à peine  visibles  à l’œil  nu,  se  produisant  principale- 
ment vers  la  périphérie  du  cartilage  articulaire.  Sous  un  fort 
grossissement  on  remarquera  leur  structure  fibroïde  ou  cartila- 
gineuse avec  des  chondroplastes  remplis  de  cellules  petites  et 
souient  nombreuses,  surtout  vers  les  extrémités  arrondies  ou 
renflées  de  ces  productions,  qui  se  détachent  parfois  du  cartilage 
et  tloltent  alors  librement  dans  la  synovie.  On  fera  de  même  pour 
préparer  le  tissu  des  chondromes  et  des  enchondromes  dans  le  ca- 
nal médullaire  et  hors  de  l’os  qu’on  trouve  tantôt  vasculaires, 
tantôt  non  vàsculaires,  ayant  ou  non  la  mollesse  du  cartilage  em- 
bryonnaire avec  chondroplastes  fœtaux  on  non,  et  enfin  celle  du 
cartilage  des  générations  hétéropiques  embryomorphes,  testicu- 
laires, ovariques,  etc.,  ayant  des  chondroplastes  fœtaux,  prisma- 
tiques triangulaires,  fusiformes,  etc. 

C'est  sur  des  coupes  faites  ainsi  et  parfois  comme  s’il  s’agissait 
d’étudier  la  texture  d’une  tumeur  glandulaire  qu’on  fera  l’examen 
des  m.-isses  ou  nodules  de  cartilage  compliquant  les  tumeurs  fi- 
breuses, les  tumeurs  hétéradéniques  parotidiennes  et  d’autres  tu- 
meurs ; puis  celui  de  la  continuité  ou  adhérence  des  fibres  de  la 
trame,  avec  le  cartilage  disposé  en  nodules  épars,  ce  qui  n’implique 
pas  son  identité  avec  les  éléments  continus  avec  lui , malgré  une 
transparence  égale,  pas  plus  qu’elle  n’est  impliquée  par  la  continuité 
existant  entre  les  os,  les  cartilages  et  les  tendons. 

824.  Signalons  à propos  de  l’n-oire  dentaire  que  chaque  canali- 
cule,.dans  son  tronc  principal,  ses  branches  secondaires  et  ses  ca- 
vités anastomotiques,  est  tapissé  d’une  paroi  propre;  pour  la  voir, 
on  prépare  (p.  345,  § 488)  une  tranche  d’ivoire  mince  qu’on  place 
entre  deux  lamelles  de  verre  au  sein  d’un  liquide  composé  de  par- 
ties égales  d’eau  et  d’acide  chlorhydrique  ordinaire;  on  chauffe  lé- 
gèrement, au-dessus  de  la  lampe  à alcool,  jusqu’à  cessation  complète 
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(le  dégagemenl  de  gaz.  Alors  l’ivoire  est  devenu  mou,  élastique, 
sans  cependant  se  laisser  écraser  f.icilenient  par  la  compression. 
<tii  place  ainsi  les  deux  lames  de  verre  sous  le  microscope  et  on 
observe  que,  dans  toute  l’élenduc  de  la  masse  décalcifiée,  les  tubes 
ont  conservé  leur  position,  leur  forme  et  leurs  rapports.  On  ajoute 
ensuite  quelques  gouttes  d'eau,  et  on  continue  à chauffer  jusqu’à 
un  commencement  d'ébullition  du  liquide.  La  préparation  est  de- 
venue par  suite  extrêmement  pâle,  et  on  voit  que  le  cartilage  den- 
taire ( voy.  ('.h.  Robin  et  Magitot , (lenèse  et  développement  des 
follicules  dentaires,  p.  67.5  et  suiv.  du  Journal  de  la  Physiologie. 
1862)  est  entièrement  transformé  en  gélatine  plus  ou  moins 
facilement  soluble  dans  le  liquide  chauffé.  On  trouve  alors  les  tubes 
isolés  les  uns  des  autres.  Si,  au  lieu  d’appliquer  ce  mode  d’ac- 
tion des  acides  à une  coupe  d’ivoire  adulte,  on  l’emploie  pour 
une  partie  du  bord  terminal  d’un  chapeau  de  dentine,  chez  l’em- 
hryon,  la  préparation  offre  un  aspect  analogue,  avec  cette  diffé- 
rence que  les  tubes  sont  infiniment  moins  longs,  dépourvus,  pour 
uu  certain  nombre,  de  branches  secondaires  et  de  leurs  cavités 
terminales.  Sur  le  bord  extrême  du  lambeau  d’ivoire  la  longueur 
des  tubes  est  à peine  de  O™", 01,  et  lorsqu’en  écrasant  la  prépara- 
tion on  en  di.ssocie  les  éléments,  on  voit  les  petits  tubes  isolés,  aussi 
larges  à une  de  leurs  extrémités  qu'à  l’autre,  flotter  librement  dans 
le  liquide  sous  forme  de  très-fins  filaments.  Il  importe  de  noter  que 
c.et  isolement  des  parois  propres  des  canalicules  peut  être  obtenu 
sur  les  morceaux  d’ivoire  naissant,  à la  face  interne  desquels  on 
vient  d’enlever  des  cellules  dites  de  la  dentine  pourvues  de  queue 
aussi  bien  que  sur  les  dents  adultes. 

Ces  préparations  se  conservent  bien  dans  la  glycérine  addi- 
tionnée ou  non  d’un  peu  d'eau  alcoolisée. 

Le  mode  de  préparation  de  la  cuticule  de  l'émail  est  le  sui- 
vant : on  fait  une  mince  coupe  de  la  couronne  d’une  dent  au  mo- 
ment de  son  éruption,  ou  mieux  encore  après  celte  époque,  ün  use 
peu  à peu  cette  coupe,  en  prenant  soin  de  laisser  intact  le  bord 
libre  de  l’émail.  On  la  place  alors  entre  deux  lames  de  verre,  au 
sein  d’un  peu  d’eau,  sur  le  champ  du  microscope  ; on  ajoute 
une  goutte  ou  deux  d’acide  chlorhydrique,  et  l’on  voit  bientôt  se 
soulever  du  bord  libre  de  l’émail  une  mince  membrane  que  les 
bulles  de  gaz  chassent  de  tous  côtés.  Elle  est  transparente  et  un 
peu  granuleuse.  Son  épaisseur  moyenne  est  de  0“"",fl0i.  Elle  est 
inattaquable  par  tous  les  acides. 
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Notons , que  , dans  la 
couronne,  les  canalicules 
de  ladentine  (fig.  185.  B) 
arrivent  par  leurs  plus 
fines  divisions  jusqu’à  la 
surface  de  l’ivoire  au  con- 
tact de  l'émail  (A) , tan- 
disqu'A  la  racine  ils  n’ar- 
rivent jamais  jusqu’au 
contact  [du  cortical  os- 
seux ou  cément  (E);  ils  se 
jettent  toujours  dans  ce 
réseau,  dit  zone  des  cavi- 
tés anastomotiques  ou  in- 
terglobulaires , dont  les 
plus  petites  s’ouvriraient 
à la  superficie  de  l'ivoire 
si  celui-ci  n'était  tapissé 
par  le  cortical  osseux 

Ces  faits  ne  peuvent  pas 
être  constatés  ou  ne  peu- 
vent l’élre  qu'imparfaite- 
ment  si  on  place  la  pièce 
fraîche  dans  l'eau.  Il  n'en 
est  pas  de  même  avec  la 
glycérine.  Cela  dépend 
de  ce  que  ce  réactif  agit 
sur  le  liquide  qui  remplit 
les  espaces  interglobu- 
laires de  l'ivoire,  comme 

' Ch.  Robin,  Mémoire  sur 
les  rariUs  raraetérisliques 
des  os  {(^amples  rendus  et  Md- 
nuiire  de  In  Sociélé  de  Biolo- 
gie, Parla,  tSâO,  iii-S,  p.  181), 
et  Étude  des  osléoplastes  au 
moyen  de  roction  exercée  par 
ta  glycérine  sur  les  éléments 
anatomiques  des  os  frats. 
(Comptes  rendus  des  séances 
de  l'Académie  des  sciences 
Paru,  1857,  in-4,  l.  XLIï.) 


Kitf.  IKS. — (.uuiH.*  imigiiuüiuaio  U une  uetii  iiitixi'e.  A.  Émail.  II.  Ivoire.  C.  Cavité  rfrn- 
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sur  celui  des  ostéoplastes;  elle  en  dégage  les  gaz  sur  les  pièces 
fraiches,  puis  ceux-ci  chassent  le  liquide,  remplissent  les  cavités  et 
les  font  paraître  de  teinte  foncée  sous  le  microscope,  tels  ([u'oii  les 
voit  sur  les  pièces  sèches.  Cette  réplétion  des  cavités  iulerglobu- 
laires  par  les  gaz  qui  se  dégagent  de  leur  liquide  peut  s’opérer 
souvent  sous  les  yeux  de  l’observateur  et  être  facilement  suivie.  Ce 
fait  montre  en  même  temps  que  les  espaces  iiiterglohulaires, 
comme  les  ostéoplastes,  sont  pleins  d'un  liquide  et  non  d’une  sub- 
stance solide.  Leur  situation  dans  l’ivoire,  leur  configuration,  leurs 
modes  de  communication  réciproque,  la  disposition  des  globules 
isolés  ou  réunis  qui  les  séparent,  permettent  de  distinguer  facile- 
ment ces  cavités  de  celles  des  ostéoplastes.  Cette  distinction  est 
aisée  lors  même  que  l’on  étudie  le  bord  d’une  racine  de  la  dent  en 
voie  d’accroissement,  tapissée  extérieurement  d’une  couche  de  cé- 
ment ou  cortical  osseux;  elle  est  possible  lors  même  (|ue  quel- 
([ues-unes  de  ces  cavités  de  l'im  ou  de  l’autre  ordre  se  ressemblent 
par  leur  forme,  surtout  lorsque  celle-ci  est  irrégulière.  Celte  ac- 
tion de  la  glycérine  est  le  meilleur  moyen  que  l’on  puisse  mettre  à 
|trofit  pour  suivre  le  mode  de.  production,  la  disposition  et  la  na- 
ture des  espaces  interglobulaires.  (Ch.  Robin  et  Magitot,  loc.  cil., 
p.  169.  Voy.  aussi  p.  281.) 

825.  En  traitant  des  coupes  minces  du  tissu  osseux  de  la  même 
façon  que  l’ivoire,  on  peut  isoler  leurs  cavités  ou  ostéoplastes  et  les 
canaux  rayonnants  qui  s’en  détachent.  On  démontre  ainsi  en  eux  la 
présence  d’une  paroi  propre,  distincte  de  la  cavité;  on  les  voit 
alors  sous  leur  forme  habituelle  llottant  dans  le  liquide,  mais  ils 
sent  extrêmement  piles.  En  apportant  une  attention  suffisante,  on 
peut  observer  la  présence  des  canalicules  périphériques  qui  sont 
très-courts  ; ordinairement  l’ostéoplaste  reste  entouré  d’une  pe- 
tite masse  gélatineuse  très-pâle,  d’aspect  nuageux.  Ces  divers  ca- 
ractères ne  sauraient  toutefois  permettre  d’assigner  une  analogie 
de  nature  entre  les  canalicules  dentaires  et  l’ostéoplaste  avec 
ses  ramifications.  Non-seulement  leur  forme  est  très-distincte  et 
le  mode  de  développement  du  tissu  osseux  très-différent  de  celui 
de  l’ivoire,  mais  encore  l’isolement,  au  moyen  des  acides  faibles, 
des  ostéoplastes  est  bien  plus  difficile  ; leur  paroi  est  beaucoup 
plus  mince,  plus  pâle  en  même  temps  que  moins  résistante.  Les 
canalicules  dentaires,  au  contraire,  s’isolent  avec  la  plus  grande 
facilité,  et  cela  dans  tous  leurs  détails  de  flexuosité  et  de  ramifica- 
tions secondaires.  Les  ostéoplastes  observés  dans  ces  conditions 
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cuiilieiiiiLMit  huuveiit  en  outre  dans  leur  intérieur  une  ou  deu\ 
goutlej  (l’Iniile  pâle.  Pour  lotir  étude  à l'état  frais,  voy.  p.  . 

826.  Pour  préparei' 
tes  carapaces  des  Crus- 
tacés et  des  MoIIhs- 
i/ues  testacés,  les  pièces 
squelettiques  des  échi- 
nodernies  , on  procède 
comme  nous  l'avons  dit 
pages  ôi.')  à 347.  (iii 
remarquera  que  sur  les 
inolliisques  testacés  la 
coquille  se  compose  de 
trois  couches  : la  pre- 
mière diteé|iiderme,  ou 
periostraciim,  c’est  une 
concile  lirmiâire  ou  ver- 
dâtre extérieure  se  dé- 
tachant en  lamellesirré- 
giilières  d’aspect  corné; 
la  deuxième  est  appelée 
tèt  ou  lest  proprement 
dit.  Celui-ci  est  un  tissu 
formé  de  petits  prismes 
disposés  les  uns  â cèlè 
des  autres  perpeiidicu- 
lairemeiil  à la  surface  de  la  coquille.  Chaque  prisme  est  moins  long 
que  la  coquille  ii'est  épaisse, et  ils  s’enchevélrenl  (fig.  186)  réguliè- 
rement par  leurs  extrémités  taillées  eu  pointe.  Il  résulte  de  lài|ue, 
sur  une  coupe  transversale  du  lest,  le  diamètre  des  prismes  parait 
très-inégal;  celte  coupe  montre ipie  leur  foiiucest  régulière,  prisma 
tique  à cinq  ou  six  jians,  comme  des  cellules  épithéliales  pavimen- 
leuses(lig.  187),  ce  qui  a fait  dire  à tort  que  les  coquilles  étaient  for- 
mées de  cellules  incrustées  de  calcaires.  Ces  prismes  se  brisent  eu 
travers,  parallèlement  à la  surface  de  la  coquille,  avec  beaucoup 
de  facilité.  Ils  peuvent  ofirir,  d'un  groupe  à l’autre,  des  dispositions 
très-diverses.  La  nacre  (lig.  188)  ou  couche  interne  irisée  est  for- 
mée de  prismes  beaucoup  plus  petits  que  ceux  de  la  couche  pier- 
reuse ou  crétacée  et  pourvus  d’une  ligne  centrale  plus  foncée  que 
le  reste.  Ils  son  disposi‘s  trés-ohliauement  par  rapport  à la  sur- 


1MÜ.  — S«ctioii  verticale  üe  la  cot^uiile  dr  In 
hHtta  mtbilis  montrant  le»  pri»tiics  $u>4nnt  leur  Ion- 
;;iieur.  t«rus&ie  7 fuis.  (Car|>cnlcn. 
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face  du  lest  et  vieiiiienl  se  terniiiier  par  une  cxlréiiiilé  aiuiiieie, 
(‘unique  avec  un  sans  puint  nucifiifui'ine. 

Sur  les  êchinodennes  dans  la  carapace,  les  piquants  et  les  pru- 
lungemenls  squeletti- 
ques intérieurs,  on  ne 
trouve  qu’un  seul  élé- 
inenl  anatomique  sous 
forme  d'une  substance 
homogène  , n'(rractant 
rortement  la  lumière , 
pauvre  en  substances 
albmninuides.  Elle  est 
partout  continue  avec 
elle-mènns  de  manière 
à présenter  une  /ea- 
lure  aréolaire,  disposée 
qu'elle  est  en  trabécu- 
les tailtèt  courtes  et  laiblesijL'I.i 

roquiile  de  la  finn/f  montrant  la  MtctiiMi  lraM^- 

COUrbet3S  do  Illâlllôrc  à veivile  de&|ihMues  qui  la  composem.  Grossie  IKî  roî'> 

• . , (D’après  Caipeiiter) 

Circonscrire  des  espa- 

ces  globuleux,  tantôt  en  colonnettes  étendues  des  précédentes  à 
une  lamelle  qu'elles  soutien- 
nent comme  on  le  voit  aux 
surfaces  interne  et  externe 
du  test.  Ici  les  espaces  limi- 
tés sont  sous  forme  d’étroites 
galeries,  communiquant  les 
unes  avec  les  autres,  pleines 
d’un  liquide  hyalin,  assez 
épais,  se  mêlant  à l’eau  avec 
assez  de  lenteur.  Par  places 
(lig.  18'J),  dans  les  pi(juants 
particuliérement,  on  arrive 
graduellement  à des  parties 
dans  lesquelles  les  espaces  _ ’ , 

limités  se  réduisent  à de  tins 
canaiicules  plus  étroits  que 
n’est  épaisse  la  substance  qui 
les  sépare,  contrairement  à 
ce  qu’on  voit  dans  les  parties  de  texture  aréolaire  proprement  dite. 


Fitf.  ^ SUueliire  |iriMntiliqu«*  de  la  ii.u’i'f*  dt* 
uplftidens.  n.  Dri*mes  coupés  lran«- 
vcr&alemcnl.  b.  l.oiir  coupe  lon^iliidinalc.  t ■ 
l'oint  iuiué  nucléiforme  de  rextivmilé  des 
lu'isiiies.  Grossis  lois.  (Cat’|>ciilcr.) 
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PRÉPARATION  UE  L’ŒUF  DES  OVIPARES. 


Enfin  elle  prend  la  disposition  de  prismes  d’aspect  analogue 


fis.  189- 


à celui  des  prismes  de  l’émail  des  dents  et  de  la  coquille  des 
mollusques  dans  les  pièces  dentaires  de  l’appareil  masticateur, 
des  Oursins,  etc. 

ART.  XI.  ŒIFS  DBS  ASIMAl'X  OVIPARES. 

827.  Les  procédés  à suivre  pour  étudier  à l’aide  du  microscope 
la  constitution  des  diverses  parties  de  l'œuf  des  ovipares  se  rappro- 
chent davantage  de  ceux  qu'exigent  l’examen  de  la  texture  des  tis- 
sus que  de  ceux  que  l’on  emploie  pour  observer  les  liquides. 

Pour  étudier  CCS  œufs  dans  l’ovaire  des  oiseaux,  des  reptiles,  etc., 
on  préparera  la  membrane  de  la  vésicule  de  de  Graaf,  comme  s'il 
s’agissait  de  celle  de  l’ovaire  des  mammifères  (voy.  p.  689),  afin'de 
voir  la  texture  de  la  paroi  propre  et  l'épithélium  qui  tapisse  la  face 
interne  de  cette  vésicule. 

On  peut,  du  reste,  enlever  avec  des  ciseaux  courbes  et  des  pinces 
fines  des  vésicules  entières  très-petites  avec  des  œufs  û divers  de- 
grés de  développement  (fig.  190).  Un  cherchera  à distinguer  alors 
la  membrane  vitelline,  le  viteUus  et  la  vésicule  germinative. 

lai  constitution  du  blanc  d'œuf  à l’état  frais  sera  étudiée  eu  pio. 

‘ IrnnsTfr^ile  <fiin  piquant  d'oursin,  a.  Ct>iilrv  dit  tnr«iuUnire . bb. 

rangée  de  piliers  solides,  cc,  dé,  re,  ff.  Autnîs  rangée.^  successives  disitosées  cirtu- 
itirement  par  rapiMtrt  au  centre.  Grossie  fô  fois.  |Cat*|»enter.) 
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cédant  comme  s'il  s'agissait  d'un  mucus  (voy.  p.  58'2),  quelle  que 
soit  celle  de  scs  parties,  superflcielle,  profonde  ou  chalazique,  qu'on 
observe.  Quant  à ce  qui  regarde  la  composition  du  jaune  à l'état 
frais,  ou  en  délayera  une  petite  portion  dans  l'eau  pure  ou  al- 
buminée pour  observer  scs  cellules,  ses  goutics  graisseuses  ou  au- 
tres, selon  qu'il  s'agit  de  celui  des  oiseaux,  des  poissons  cartilagi- 
neux, des  céphalopodes,  des  batraciens,  des  poissons  osseux,  des 


Fig.  ItM).  — Ovule  ilans  Fuvaire  *. 


mollusques  gastéropodes,  etc.  Parmi  ces  derniers,  dans  le  vitelliis 
des  Purpura,  düs  Tur- 
bo, etc.,  dans  celui  des 
glossiplionies  parmi 
les  Annélides,  on  étu- 
diera les  corps  jaunâ- 
tres, ovoïdes,  réfrac- 
tant la  lumière  comme 
les  corps  gras,  mais 
brunis  par  l'iode,  qui 
composent  essentielle- 
ment le  vitellus.  Ils 
augmentent  de  volume 
après  la  fécondation. 

Mais  pour  étudier  les  cellules  du  jaune  et  les  rapports  des  parties 


Fig.  191.  — Coupe  île  l'œuf  pondu  (d'après  Gerbe). 


* A,  capsule  ovarienne  renfermant  tin  ovule  et  montrant  la  ligne  exsangue  a sic'ge 
de  la  déhiscence.  ^ D,  rou(>e  de  la  même  cni>suie  et  de  l'ovule  qu’elle  contient  : b, 
paniis  de  la  capsule;  c,  membrane  vitelline;  ).  cicatriciile  ou  germe;  vésicule 
genninative;  A,  jaune;  /.  laiebra  du  jaune.  — C,  ovule  sorti  de  sa  capsule;/,  cicatri* 
cille  ou  germe  vu  de  face  ; v,  vésicule  genninative.  D'après  Gerbe,  in  Brehm , Vie  de$ 
a$ùmaux,  tome  III,  p.  xviii. 

Hoeix., — Miemtcopc.  46 
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entre  clics  dans  ces  divei-s  œufs,  on  les  durcira  par  l’eau  bouillante, 
l’alcool,  les  solutions  dc^cliromate  de  potasse,  pour  pratiquer  ensuite 
des  cou|)es,  comme  s’il  s’agissait  d’un  tissu.  (Vov.  aussi  p.  552-555.) 

Itappelons  ici  que  dans  l’œuf  des  oiseaux  et  de  tous  les  animaux 
dans  lesquels  l’œuf  contient  une  cicatriculc  et  un  jaune  (oiseaux, 
reptiles,  poissons  sélaciens  et  mollusques  céphalopodes),  on  trou- 
vera, avec  des  dispositions  diverses  d’un  groupe  à l’autre,  les  par- 
ties constituantes  qui  suivent:  1“  \a  coquille  (Rg.  191,  n),  en  grande 
partie  formée  de  carbonate  calcaire  et  d’une  matière  animale  ou  de 
chitine  chez  les  sélaciens  cl  les  céphalopodes  ; 2“  la  metnbrane  de  la 
coque  (b),  pellicule  mince,  blanche,  qui  revêt  la  surface  interne  de 
la  coquille;  5“  les  chalazes  (/i/i),  sorte  de  ligaments  formés  par  de 
la  substance  du  blanc  de  l’œuf  demi-concrète,  étendus  entre  la  mem- 
brane de  la  coque  et  le  jaune,  à la  surface  duquel  s’étend  leur 
substance  ; 4"  le  Wanc  ou  albumen,  masse  visqueuse  formée  d’albu- 
mine, avec  quelques  sels  de  soude  ; il  est  fluide  en  d,  épais  en  e, 
fluide  encore  en  f.  Le  blanc  d’œuf  est  un  mucus  et  peut  en  être 
considéré  comme  le  ty|)e.  Il  est  le  produit  de  la  sécrétion  des  glan- 
dules  mucipares  en  grappe  simple  de  la  muqueuse  de  l’ovi- 
ducte.  5“  Le  jaune  (/),  masse  globuleuse,  jaune,  opaque  et  molle, 
enveloppée  d’une  membrane  propre  et  suspendue  au  milieu  du 
blanc  ; il  possède  une  cavité  centrale  pleine  de  matière  claire  (i), 
pourvue  d’un  canal  à l’extrémité  duquel  est  une  masse  de  cellules 
appelée  cumulus  proligère  (au-dessous  dc_/)  ; 6“  la  cicalricule  (j), 
sous  forme  de  tache  blanche,  adhérente  à la  surface  du  jaune , et 
qui,  pendant  l’incubation,  devient  l’embryon  de  l’oiseau.  Leblanc, 
ou  albumen,  se  sépare,  au  gros  bout  de  l’œuf,  de  la  membrane  testa- 
cée  ou  coque,  pour  former  la  chambre  à air  (c),  ainsi  nommée  des 
gaz  qu’elle  contient. 

Les  coupes  convenablement  pratiquées  dans  tel  ou  tel  sens,  par 
rapport  aux  divers  diamètres  des  parties  contenues  dans  le  jaune  ou 
à sa  surface  permettront  de  voir  nettement  les  caractères  des  di-^ 
verses  variétés  de  cellules  qui  constituent  les  partie.^  sus-indiquées, 
telles  que  la  cicatricule,  etc.  Ces  coupes  et  les  dilacérations  permet- 
tront d’isoler  les  grandes  cellules  pleines  d’huile  constituant  le 
jaune  ; elles  permettront  surtout  de  suivre  les  diverses  phases  de 
la  production  de  celui-ci  et  des  modes  de  sa  sur-addition  au  vi- 
tellus,  à la  cicatricule.  Quand  on  prendra  des  œufs  à divera  degrés 
de  leur  évolution  ou  dans  l’ovaire,  on  aura  soin  de  constater  h’g 
différences  qui  séparent  sous  ce  rapport  les  cellules  du  jaune  de 
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celles  de  sa  cavité  centrale  (/) , du  canal  (//) , du  cumultis  et  de  la 
cicatricule  (j).  (Voy.  aussi  p.  55.".) 

En  ce  qui  touche  le  blanc  d’œuf,  les  cbalazeg  et  la  membrane  de 
la  coque,  il  ne  faut  pas  oublier  dans  cette  série  d’observations  que 
les  stries  des  mucus,  tant  proprement  dits  que  demi-concrets  ou 
concrets,  sont,  soit  parallèles,  soit  onduleuses  et  entre-croisées  ou 
non,  même  lorsqu’il  y a des  couches  différentes  de  cette  substance. 
Voy.  aussi  p.  582,  pour  le  caractère  de  ce  mucus  et  des  autres. 

C’est  l'exagération  de  cet  état  que  l’on  observe  dans  la  membrane 
de  la  coque  des  œufs  d'oiseaux  et  dans  la  membrane  molle  semblable 
des  œufs  de  reptiles.  Elle  n'est  pas  du  tout  un  tissu  proprement  dit, 
malgré  son  remarquable  aspect  fibrillaire  et  réticulé,  et  malgré  la 
disposition  filamenteuse  de  scs  bords  déchirés  et  dilacérés;  aspect 
qui  la  rapproche  de  celui  que  présentent  certaines  membranes  élas- 
tiques. Cette  substance,  se  concrétant  de  la  même  manière  que  le 
lait  la  substance  de  la  coque  protectrice  des  œufs  d'hirudinées,  est 
fournie  par  des  glandes  un  peu  différentes  de  celles  qui  donnent 
l'albumine  d'œuf.  Les  stries  de  l'albumine  des  chalazes,  etc.,  n’ont 
pas  la  môme  disposition  que  celles  de  la  membrane  de  la  coque,  et, 
de  plus,  la  composition  chimique  de  cette  dernière  se  rapproche 
plus  de  celle  de  la  soie  et  de  celle  de  l'épiderme  que  de  celle  de 
l’albumine  qu’elle  touche  et  entoure. 

Ajoutons  enfin  que  la  eo^ued'œu/’ elle-même,  qui  chez  les  oiseaux 
entoure  la  membrane  précédente,  est  encore  un  produit  de  sécré- 
tion de  glandes  propres  à une  portion  de  l’oviducte  placée  plus  bas. 
Elles  fournissent  un  liquide  déjà  rendu  blanchâtre  dans  les  glandes 
et  à leur  sortie,  par  des  granules  microscopiques  de  carbonate  et 
de  phosphate  de  chaux,  se  formant  par  concrétion  du  produit,  dès 
Son  is.sue  molécule  à molécule  hoi's  de  la  couche  épithéliale  de  ces 
glandules.  Pendant  ce  passage  à l’état  concret,  les  sels  de  chaux 
s’unissent  à 2 ou  A p.  100  seulement  d’une  substance  albumi- 
noïde différente  des  précédentes  et  forment  avec  elle  une  laque  mi- 
nérale. Ces  grains  calcaires,  à surface  mamelonnée,  ayant  pour 
centre  un  aiiti'e  globule  plus  clair,  ressemblent  à ceux  qu'on  voit 
à la  face  profonde  du  test  des  crustacés  décapodes  et  à ceux  que 
donne  le  carbonate  de  chaux  déposé  dans  les  solutions  albumineu- 
ses, etc.  Ils  se  soudent  ensemble  d'autant  plus  intimement  qu’ils 
sont  plus  extérieurs,  mais  en  laissant  toutefois  entre  eux  des  cana- 
licules  plus  ou  moins  réguliers,  anastomosés,  s’étendant  des  in- 
terstices des  grains  qui  intéressent  la  face  profonde  do  la  coquille 
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jusqu’à  la  superficie  de  celle-ci.  Ainsi  rorigiue  et  la  composition 
immédiate  du  blanc  d'œuf,  de  la  membrane  de  la  coque  et  de  la 
coquille  d'œuf  contredisent  formellement  les  interprétations  don- 
nées à certaines  dispositions  purement  morpbologiqucs  de  ces  par- 
ties, d'après  lesquelles  elles  auraient  été  des  liesus  dérivant  de  la 
muqueuse  de  l'oviducte  des  oiseaux  et  des  reptiles,  comme  la 
membrane  caduque  de  l'œuf  humain  dérive  de  la  muqueuse  utérine. 
(Voy.  Ch.  Robin.,  des  Tissus  et  des  sécrétions,  1809,  in-8'',  p.  8ô). 

Il  n'y  a pas  lieu  de  revenir  sur  ce  qui  a été  dit  de  la  manière  de 
faire  les  coupes  des  parties  dures  de  l'œuf  (voy.  p.  ô4ü-54G)  et  de 
les  conserver. 

ART.  XII.  — lisses  ET  OBCAXES  DES  EÜBRTONS. 

828.  Toutes  les  fois  que  l’on  pourra  se  procurer  quelque  œuf  de 
vertébré  cniier  ou  rompu  contenant  un  embryon,  il  est  plusieurs 
ordres  de  parties  dont  il  faudra  étudier  la  structure  à l’état  frais, 
autres  même  que  l'amnios,  l’allantoide,  le  cordon,  le  chorion  et 
scs  villosités,  organes  de  la  préparation  desquels  nous  avons  déjà 
parlé,  sans  parler  de  la  vésicule  ombilicale  dont  le  contenu  et  les 
parois  doivent  être  examinés  séparément.  (Voy.  p.  353,  g 498.) 

829.  Parmi  ces  parties,  citons  en  premier  lieu  le  tissu  nerveux 
cérébro-spinal,  qu'il  faudra  préparer  comme  nous  l’avons  dit 
pages  338  à 340  et  640,  après  l'avoir  mis  a nu  on  fendant  avec 
des  ciseaux  fins  le  canal  rachidien.  On  pourra  ainsi  bien  étu- 
dier comparativement,  sur  le  fœtus  et  sur  l'adulte,  les  myélocytes, 
dont  la  quantilé  relative  est  considérable  avant  la  naissance  dans 
l'cucéphale  et  dans  la  rétine.  En  comparant  ces  noyaux  à ceux  du 
tissu  lamineux  de  la  pie-mère,  etc.,  on  constatera  combien  ces 
éléments  nerveux  {myélocytes)  diffèrent  des  noyaux  embryo-plas- 
tùiues  ou  du  tissu  cellulaire.  On  constatera  en  même  temps  les  ca- 
ractères propres  (voy.  p.  640)  de  la  substance  amorphe  grise  unis- 
sante ou  interccllulairc  et  inlertubulairc  du  système  cérébro-spinal 
(névroglie  ou  tissu  conjonctif  cérébral  de  quelques  auteurs),  et  com- 
bien elle  diffère  du  tissu  lamineux  de  là  pie-mère,  de  celui  du  ca. 
nal  central  de  la  moelle  ou  des  divers  organes  du  fœtus;  combien 
par  suite  est  notoire  l'erreur  de  ceux  qui  confondent  les  myélocytes 
avec  les  noyaux  du  tissu  lamineux  et  la  substance  uinorplie-céré- 
brale  avec  ce  dernier  tissu.  Sur  des  coupes  faites  sur  des  fœtus  de 
plus  en  plus  âgés  (voy.  p.  655),  ou  constatera  la  diminution  de  la 
quantité  de  la  substance  grise  cétébro-spinale  qui  prédominait  d'u- 
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bord,  an  fur  cl  à mesnrp  qu'avoc  l'âge  un  plus  grand  nombre  de 
cylindre-axes  s'entourent  de  myéline.  Voy.  aussi  p.  6il. 

SfiO.  On  observera  ensuite  la  corde  dorsale,  que  l'on  isolera 
sous  la  loupe,  etc.,  avec  des  aiguilles  à dissection,  si  le  ra- 
chis cartilagineux  n’est  pas  encore  développé.  Il  faudra  la  pré- 
parer dans  une  sérosité  claire  ou  dans  le  liquide  amniotique, 
parce  que  l'eau  gonfle  et  déforme  ses  cellules.  Pourtant  on  peut  en 
faire  des  préparations  se  conservant  sufTisamment  bien  dans  le  li- 
quide de  Pacini  (page  37fi). 

Si  les  corps  vertébraux  et  même  leurs  apophyses  transverses  et 
leurs  lames  sont  développés,  on  peut,  en  enlevant  ces  dernières 
parties,  placer  tout  le  rachis  entre  deux  lames  de  verre  dans  une 
sérosité  ou  dans  la  glycérine  et  voir  é un  faible  grossissement  la 
disposition  du  cordon  celluleux  et  de  l'enveloppe  de  la  notocorde. 
Sous  le  microscope  à dissection,  l'on  peut  parvenir  avec  des  ai- 
guilles et  des  ciseaux  fins  (page  M8  , 160  et  166).  à en  isoler  des 
portions  qui,  préparées  comme  il  a été  dit  plus  haut,  peuvent 
être  observées  sous  un  fort  grossissement,  puis  ensuite  traitées  par 
l’eau  et  autres  réactifs  pour  voir  l'action  de  ces  composés  sur  les 
cellules. 

Pour  préparer  le  contenu  des  dilatations  ou  cavités  interverté- 
brales de  la  notocorde,  dont  on  étudiera  la  forme  par  des  coupes 
transversales  du  rachis,  il  suffit  d'ouvrir  celles-ci  en  tranchant 
les  disques  avec  un  pelit  scalpel  et  d'enlever  le  contenu  sur  la 
pointe  de  ce  dernier.  On  étalé  ce  contenu  dans  une  sérosité,  et 
après  avoir  examiné  sous  un  faible  grossissement  la  forme  et  les 
dispositions  des  groupes  ou  amas  de  cellules  provenant  de  la  no- 
tocorde, on  les  place  sous  un  objectif  fort  pour  étudier  les  mo- 
difications subies  par  les  cellules  elles-mêmes  et  celle  que  leur 
font  éprouver  aussi  l'eau,  les  arides  et  le  passage  à l'état  cadavérique. 

C'est  encore  sur  les  organes  squelettiques  des  embryons  et  des 
fœtus  frais  que  devront  être  pratiquées  les  coupes  minces  des- 
tinées à l'étude  de  l'apparition  et  du  développement  des  cavités  ar- 
ticulaires, des  points  d'ossificatio'n  dans  le  squelette  cartilagineux 
du  tronc  et  des  membres. 

Ces  préparations  devront  être  conservées  dans  la  gélatine  glycé- 
rinée,  ou  dans  la  glycérine  additionnée  d’une  petite  quantité  de  so- 
lution de  soude,  en  raison  des  particularités  que  nous  avons  men- 
tionnées plus  haut  (§  585,  p.  S8I).  ou  dans  la  gélatine  glycérinée, 
(p.  372). 
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851 . Avant  nifime  de  préparer  ces  organes  et  leurs  éléments,  on 
devra,  sur  les  embryons  aussi  (rais  que  possible,  observer  le  tissu 
des  parois  du  tronc,  ou  des  moignons  des  membres,  l’our  cela,  on 
enlève  des  tranches  minces  de  ces  parties  à l'aide  des  ciseaux 
courbes  et  sans  les  dilacérer,  on  les  place  dans  une  sérosité  lim- 
pide ou  dans  le  liquide  amniotique.  On  les  examinera  d'abord  sous 
un  grossissement  de  500  diamètres  environ  pour  étudier  l'arran- 
gement rèciproi|ue  des  éléments  anatomiques. 

Une  légère  pression  sur  le  eouvre-objet  ou  la  dilacération  suffi- 
sent pour  isoler  assez  ces  éléments  et  permettre  leur  étude  sous 
un  grossissement  do  500  diamètres  nécessaire  pour  observer  les 
noyaux  et  le  tissu  embryo-plaslique.  La  comparaison  des  prépara- 
tions ainsi  faites  du  tissu  frais  à celles  tirées  d'embryons  du  même 
Age  durcis  par  l'alcool,  le  liquide  de  Müller,  etc.,  sera  des  plus 
instructives  pour  montrer  combien  ces  éléments  et  la  substance 
amorphe  hyaline  qui  leur  est  interposée,  sont  ratatinés,  défor- 
més, etc.,  par  ces  agents.  Elles  montreront  en  outre  que  les  fais- 
ceaux striés  des  muscles  en  Voie  de  développement,  quand  il  y en 
a déjà.bien  que  petits, parfois  allongés,etc.,  sont  moins  modifiés  que 
le  tissu  embryo-plastique,  quoiqu'ils  le  soient  sensiblement  aussi. 

Iles  embryons  frais,  non  déformés  ni  déchirés  devront,  comme 
les  invertébrés  de  consistance  molle,  être  placés  quelques  se- 
maines dans  la  solution  do  Müller,  le  bichromate  de  potasse,  la 
solution  faible  d’acide  cliromique,  pour  servir  à faire  des  coupes 
minces  d'ensemble,  ainsi  que  nous  -l'avons  dit  plus  haut  (p.  54C). 
Ces  coupes  faites  sur  des  embryons  d’âge  différent  et  portant  sur  la 
tête,  leçon,  le  thorax,  l'abdomen  et  les  divei-ses  articulations,  per- 
mettent de  voir  les  changements  de  rapports,  d'épaisseur  et  même 
de  structure  que  présentent  successivement  les  divers  organes  con- 
stituant ces  parties  du  corps.  Elles  devront  être  étudiées  d'abord 
sous  de  faibles  giossissements  et  les  détails  de  structure  pourront 
ensuite  être  observés  .'i  l'aide  d'objectifs  plus  puissants  si  les  pré- 
parations sont  assez  minces  et  assez  transparentes. 

Ces  préparations  doivent  être  conservées  dans  la  térébenthine 
du  Canad.1 , quand  elles  sont  épaisses,  dans  le  liquide  durcissant 
additionné  ou  non  de  glycérine,  ainsi  que  dans  la  gélatine  gly- 
cérinée  (page  572),  quand  elles  sont  minces. 

Fniliciiles  et  bulbes  dentaires. 

852.  Il  est  important  que  l’unatomistc  fasse  lui-méme  ses  pré- 
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pnrations  ot  tienne  ainsi  parfaitement  compte  des  conditions 
dans  lesquelles  il  les  exécule.  Une  coupe  pratiquée  sur  un  follicule 
durci  et  passant  au  voisinage  de  la  surface  extéi'ieure  a pu  être 
prise  pour  une  coupe  centrale.  Les  préparations  sur  les  pièces 
durcies  seront  donc  faites  seulement  dans  les  circonstances  dans 
lesquelles  on  veut  simplement  retrouver  les  rapports  généraux  des 
parties  principales  ou  rappeler  certaines  dispositions  déjà  obser- 
vées à l'état  frais.  Sous  ce  rapport,  elles  sont  très-utiles  ; mais  elles 
ne  permettent  plus  de  tenir  compte  des  relations  minutieuses  des 
parties  les  plus  délicates,  des  caractères  décoloration,  de  résistance 
et  de  structure  des  tissus  qu’on  observe.  (Magitot  et  Ch.  Robin.) 

8ÔÔ.  Examen  des  follictiles  dans  leur  totalité.  Pour  procéder  à 
l'examen  microscopique  d'un  follicule  dans  sa  totalité,  il  faut, 
après  l'avoir  disposé  convenablement  comme  nous  le  dirons  plus 
loin,  l’observer  d'abord  à un  faible  grossissement,  de  dO  à 30  dia- 
mètres par  exemple.  On  voit  alors  le  sac  folliculaire  sphéroîdal, 
d'un  diamètre  variant  de  2 à 4 millimètres,  en  rapport  d'un  coté 
ave&la  gencive,  de  l'autre  avec  les  vaisseaux  et  nerfs  qui  pénètrent 
par  le  point  opposé.  Lorsque  la  transparence  des  parties  est  .suffi- 
sante ou  qu'elle  a été  exagérée  artificiellement  par  certains  liqui- 
des, la  glycérine  par  exemple,  on  peut  voir  à peu  prés  toutes  les 
parties  constituantes  du  follicule.  La  paroi  folliculaire  apparait  la 
première  avec  son  système  vasculaire;  au-dessous  s'aperçoit  l'or- 
gane de  l'émail,  enveloppé  chez  quelques  animaux  par  l'organe  du 
cément.  Ce  germe  de  l'émail,  entièrement  dépourvu  de  vaisseaux, 
est  pâle  et  blanchâtre  ; sa  forme  de  calotte,  recouvrant  le  bulbe  ou 
germe  de  l'ivoire  sous-jacent,  donne  souvent  lieu,  par  suite  d'une 
légère  compression,  à son  glissement  sur  les  parties  voisines  et  à 
son  isolement,  pour  ainsi  dire,  au  milieu  de  la  cavité  folliculaire. 
Au-dessous  de  ce  dernier  se  trouve  le  bulbe  dentaire,  simple  ou 
multiple  , selon  qu'il  s’agit  de  telles  ou  telles  dents  et  de  telle  es- 
pèce animale.  Il  est  beaucoup  plus  opaque  que  les  autres  organes  de 
l’appareil  folliculaire,  adhère  intimement  à la  base  du  sac  et  reçoit 
par  là  les  vaisseaux  et  nerfs  dont  son  tissu  est  abondamment 
pourvu,  tandis  que  le  gerinc  de  l'émail,  au  contraire,  n'a  avec  les 
parties  voisines  que  des  rapports  de  contiguïté  et  ne  renferme  ni 
vaisseaux  ni  nerfs.  (Yoy.  sur  ces  tissus,  p.  620  et  p.  622,  g 759.) 

Enfui,  au  sommet  du  bulbe,  lorsque  l'examen  porte  sur  des  fol- 
licules d'embryons  de  plus  de  3 mois,  on  observe  une  petite  masse 
triangulaire  noire  et  opaque,  qui  n'est  autre  que  le  chapeau  de 
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dentine  plus. ou  moins  développé,  et  situé  nussi  pntre  les  deuv 
germes  de  l'ivoire  et  de  l'émail,  qu'il  tend  à séparer  l’un  de  l'autre. 
Il  est  facile  d’ob.server,  sans  rupture  du  follicule  et  à travers 
les  parois,  les  diverses  parties  constituantes  de  l’appareil.  Ce- 
pendant , cette  étude  , fort  utile  au  point  de  vue  des  notions 
de  forme  et  de  rapports  réciproques  des  organes,  ne  saurait  con- 
venir pour  l’ex.imen  de  la  composition  intime  des  tissus,  l’opa- 
cité du  follicule  ne  permettant  pas  l’observation  à un  grossissement 
suilfisant.  Il  faut  alors  ouvrir  la  cavité  folliculaire,  isoler  successive- 
ment les  organes  qu’elle  contient,  et  en  étaler  une  partie  sur  une 
lame  de  verre  qu’on  observe  à un  grossissement  variant,  selon  les 
tissus,  de  500  à 500  diamètres,  bans  cette  sorte  d'examen,  il 
importe  de  détacher  des  fragments  de  l'organe  qu'on  étudie  sur 
divers  points  de  son  étendue  et  de  les  observer  comparativement  ; 
de  cette  manière  on  peut  juger  des  difl'èrences  de  structure  suivant 
les  diverses  régions  d'une  même  partie.  C’est  ainsi  que  sera  fait 
l'examen  des  organes  de  l'ivoire,  de  l’émail,  do  l’organe  du  cément 
sur  les  ruminants,  et  de  la  paroi  folliculaire. 

Quant  é l'étude  des  parties  dures  du  follicule,  ivoire,  émail  ou 
cément  en  voie  de  formation,  le  mode  de  préparation  sera  un  peu 
différent  ; si  l’on  veut,  par  exemple,  observer  un  chapeau  de  den- 
tine, on  doit  l’enlever  délicatement  de  la  surface  du  bulbe,  le 
placer  sur  une  lame  de  verre,  ou  détacher  de  son  bord  libre  un 
petit  fragment  aminci  et  encore  mou  qu'on  place  au  sein  de  la 
glycérine.  On  observe  ainsi  la  transition  insensible  par  laquelle 
l’ivoire  pas.se  de  l’état  mou  à l'élat  éburné,  la  formation  des  canali- 
cules,  des  globules  de  dentine,  etc.  ; l’examen  de  l'émail  en  voie 
d’extension  sur  l'ivoire  s’effectue  comme  nous  l'avons  dit,  et  en 
grattant  la  petite  couche  de  substance  crétacée  qui  recouvre  la  sur- 
face extérieure  du  chapeau  de  dentine.  Cette  substance,  examinée 
à un  grossissement  de  5Ü0  à -400  diamètres,  montre  les  prismes  de 
l’émail  plus  ou  moins  longs,  mais  très-nettement  reconnaissables 
à leur  forme,  leurs  réactions,  etc. 

834.  Pre)>aration  de*  follicules  de  première  dentition.  Chez 
l'homme,  on  peut  les  rencontrer  depuis  la  fin  du  deuxième  mois 
après  la  conception  ; sur  le  veau  et  l’agneau , leurs  premières 
traces  sont  visibles  dés  la  fin  du  premier  mois  ; chez  le  porc,  à une 
époque  voisine  de  In  préc«‘dente  ; leur  mode  de  préparation  varie 
également  suivant  1a  période  présumée  de  leur  développement. 
Lorsqu’ils  commencent  A se  monti'er  à la  face  profonde  de  la  gen- 
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civp,  il  siiffil  soiivont,  pour  les  isoler  du  maxillaire,  de  gratter 
légèrement  l’os  vers  le  bord  libre  des  alvéoles  afin  de  détacber  le 
périoste  de  scs  adhéreuecs  avec  la  mutpieuse,  puis  de  saisir  celle-ci 
avec  une  forte  pince  et  de  l’arracber  brusquement  d’arrière  en 
avant  de  la  gouttière  osseuse;  on  trouve  aloiTS  les  follicules  à la  face 
profonde  de  la  muqueuse  ainsi  détachée  sous  forme  de  petits  grains 
rougeâti’es.  On  peut  aussi,  après  avoir,  avec  des  ciseaux  très-fins, 
coupé  les  lambeaux  de  gencive  qui  flottent  de  chaque  cètè  au  niveau 
de  l’insertion  périostale,  disposer  la  série  des  follicules  et  la 
muqueuse  A laquelle  ils  adhèrent  entre  deux  lames  de  verres  pour 
l'observation  microscopique.  (E.  Magitot  et  Ch.  Itobin.) 

Lorsque  les  follicules  denlaires  offrent  un  développement  plus 
avancé,  et  que,  par  exemple,  l’ivoire  a déjà  commencé  à paraître 
nu  sommet  du  bulbe,  le  mode  d’isolement  que  nous  xenons  d’in- 
diquer ne  saurait  convenir.  La  masse  du  follicule  volumineux  et 
fragile,  le  cloisonnement  commencé  des  alvéoles,  l’adhérence  du 
faisceau  vasculo-nervcux  au  fond  du  sac,  et  sa  division  au  niveau 
des  trous  sous-orbitaire  et  mentonnier,  occasionnent  nécessaire- 
ment, pendant  le  renversement  de  la  muqueuse,  des  déchirures  de 
la  paroi.  Nous  conseillons,  dans  ce  cas,  le  procédé  suivant,  appli- 
cable à l’homme  et  aux  autres  mammifères.  Après  avoir  gratté  avec 
soin  le  maxillaire  (fig.  210)  sur  ses  deux  faces,  on  détache  par 
fragments  sa  lame  externe  au  moyen  d’une  pince  A dissection  assez 
fine,  dont  on  introduit  un  des  mors  au-dessous  de  la  lame  osseuse. 
On  arrive  ainsi  A découvrir  entièrement  par  le  côté  externe  toute  la 
série  des  follicules  qu’on  peut,  au  moyen  de  quelques  tractions 
ménagées,  enlever  complètement  et  disposer  A son  tour  pour  l’ob- 
servation microscopique.  De  cette  manière,  l’anatomiste  pourra  se 
constituer  une  collection  de  préparations  de  follicules  depuis  le 
moment  de  leur  apparition  jusqu’A  l'époque  de  la  naissance  et 
même  un  peu  au  delà. 

Lorsqu’on  a placé  sous  le  microscope  un  bulbe  convenablement 
préparé  avec  le  chapeau  de  dentine  en  voie  d’évolution  qui  lui 
adhère,  on  voit  les  tissus  dont  suit  l’énumératiqn,  si  l’un  examine  la 
préparation  des  parties  profondes  vers  l’extérieur  et  au  niveau  du 
bord  mince  et  flexible  de  l’ivoire;  1"  le  tissu  du  bulbe;  2"  la  rangée 
de  cellules  de  la  dentine  juxtaposées  {membrane  de  l' ivoire  de  quel- 
ques auteurs)  ; 5°  le  bord  du  chapeau  de  dentine  s’amincissant  de 
plus  en  plus  ; 4“  sur  la  face  extérieure  de  ce  dernier  s’avance  la 
couche  extérieure  amorphe  du  bulbe,  dite  memhrana  prœformativa  ; 
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on  la  suit  plus  ou  moins  loin  du  côtû  du  sommet  du  chapeau  do 
dentine,  en  approchant  duquel  elle  apparait  ; elle  tapisse  l’ivoire 

en  formant  à sa  surface 
de  légères  bosselures 
nu  ondulations  trans- 
parentes, Irw-dèlica- 
tes  ; .Ven  dehors  d’elle 
et  contiguës  à sa  face 
tîxterne,  se  voient  les 
cellules  de  l'émail,  qui 
s’en  détachent  très-fa- 
cilernenl  et  ne  lui  res- 
tent pas  adhérentes  dans  la  plupart  des  préparations.  (Voy.  Ch.  Ro- 
bin et  Magitot,  Journal  de  la  physiologie,  1861.  Genèse  et  dévelop- 
pemetU  des  follicules  dentaires,  p.  I8.j  et  suivantes.) 

83.J.  Conservation  des  prrparatiotis  microscopiques. Le  pro- 

cédé qui  mérite  la  préférence  consiste  à placer  le  follicule  dans 
son  entier,  entre  deux  lames  do  verre,  ou  dans  une  cellule  (voy. 
p.  230).  Lorsqu  on  a isolé  une  série  de  follicules  ou  un  follicule 
qu  on  veut  garder  de  cotte  façon  en  respectant  son  adhérence  é 
la  gencive  et  ses  rapports  vasculaires , on  le  dispose  au  centre 
d une  lame  de  verre  au  sein  du  liquide,  puis  on  recouvre  la  prc- 
mii’re  lame  d une  seconde  plus  mince,  fixée  par  ses  quatre  coins  à la 
première  par  dos  gouttelettes  de  cire,  de  résine  ou  de  cire  à cacheter 
fondue  ; les  deux  lames  ainsi  fixées  l’une  à l'autre  interceptent  une 
cavité  occupée  par  la  préparation  et  qu'on  achève  de  clore  à l'aide 


Cartilage  de  Meckel,  maiillairc  inférieui'  et  .mneau  lyinnaniqtie  riiez  un  embryon  de 
deuz  mi»5  et  deim.  hd.  Portion  eilra-lvm,,. inique  et  ni, miliaire  de  l:i  inoilii'-  gauflie 
ou  cartung,.  dr  MrrM  piieeiilanl  Iroili  cmirbiire»  allemalivemeni  en  sens  inverse  b 
liennenieiil  de  relie  portiuii  du  rartilagc  pr^s  du  point  oii  elle  se  continue  avec  le  col 
du  marteau.  ,/.  Lxiri'.nité  aiilérieui-e  un  peu  élaigie  de  re  rarlilage.  n.  Wle  du  niar- 
eau  ou  partie  inlra-ljiiipanique  du  rartilage.  r.  Estrtbnilé  de  la  longue  branche  du 

'5">P-i»q'd  renne  de  lrés-|*tils  pli.  radiés  amour 
le  lelte  ezlreniilé,  g I.  enrliinie.  h.  L'os  leiiliriilaire.  i.  1,'êlrier,  e f.  Dv-but  de  Pair  iviii- 
pjniqiieosseuz.ym.  Corp.  du  niaiillaire  inferieur,  formant  aiiulessmis  de  la  conravild  de 

LUl7éndii''i‘m'''vi!  1“'  plds  ‘•'■d  la  partie  roii.lvlienne, 

boidrfni  ré.  TT  ?“  'ï!'’I''')Mirc  de  l'os  (m)  est  plus  opaque,  marquée  il'aiéoles  i 
' ■'  "“f"""’  "tte  ezlmiiilé  est  irrégulier  par  suile  de  la  pré- 

premiére  rollieules  des  dent  incisives,  de  la  ranine  et  de  la 

mlrhoire  ou  miens  dTiy*'  " ’.r  ■’  ‘■‘'"■'."T  de  la  lame  interne  du  corps  de  la 
iiiince  aieuille  ini  ii  ’i  alveolo-denlaire  ne  représenlant  encoie  qu'une 

branrlie  asrendlnm  / '''  “ “'•‘tarlier  du  resie  de  l'os.  I.  Portion  de  la 

traînées  osseuse.  I '"’V  '"rrrieiir  qui  deviendra  l'a|H>pli)se  coriuioide.  Des 
partîrcond^hènne^^  * '»  Pdrti»"  (*)  deviendra  I. 
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du  bitume  de  Judée.  Ainsi  dép^ée  dans  un  liquide  convenable, 
une  préparation  peut  être  gardée  sans  la  moindre  altération  pendant 
plusieurs  années.  On  peut  aussi  conserver  dans  son  intégrité  le 
follicule  dans  ses  rapports  avec  le  cartilage  de  Meckel  et  les  organes 
de  l'oreille  moyenne  (tig.  102)  avec  leur  disposition  intérieure. 

La  glycérine  pure  on  mélangée  avec  une  dissolution  de  gomme 
arabique,  et  les  baumes  nous  paraissent  être  les  substances  préfé- 
rables quand  il  s'agit  de  conserver  des  préparations  épaisses,  sans 
rien  perdre  par  l'évaporation,  ni  altérer  considérablement  les  tissus, 
elles  leur  donnent  une  transparence  souvent  trés-favorable. 

Quant  aux  éléments  anatomiques  frais,  tels  que  les  cellules  de 
l'émail,  l'organe  de  l'émail,  le  tissu  bulbaire  ou  pbanérophore,  les 
cellules  de  la  dcntinc,  c'est  dans  les  liquides  de  Pacini  (page  577), 
et  dans  la  gélatine  glycérinée  (p.  372)  qu'il  faudra  les  conserver. 


CHAPITRE  IV 

De  remploi  du  microscope  en  phjsiolo^e  animale. 

850.  L’emploi  du  microscope  est  indispensable  à la  plupart  des 
éludes  physiologiques,  soit  d’une  manière  indirecte,  pour  arriver  à 
déterminer  la  nature  des  parties  agissantes  ou  modifiées,  soit  d’une 
manière  directe,  pour  constater  l’existence  des  actes  mêmes. 

Sous  le  premier  point  de  vue,  les  deux  chapitres  précédents  don- 
nent toutes  les  indications  nécessaires  touchant  la  marche  à suivre 
pour  que  le  physiologiste  puisse  connaître  la  nature  glandulaire, 
testiculaire,  ovarique,  nerveuse,  musculaire,  etc.,  des  organes  sur 
lesquels  il  expérimente  ou  qu’il  dissèque  avant  d’étudier  leur  ma- 
nière d’agir. 

Ils  les  donnent  également  en  ce  qui  regarde  les  procédés  à em- 
ployer pour  déterminer  les  causes  de  la  couleur  et  des  change- 
ments d'aspect  des  humeurs,  quand  ils  sont  dus  à des  éléments 
anatomiques  ou  autres  particules,  en  suspension  dans  un  fluide  va- 
riant d’une  période  i\  l'autre  de  l’accomplissement  de  telle  ou 
telle  fonction  ; pour  juger  de  la  nature  et  des  degrés  des  modiflea- 
lions  subies  par  les  divers  aliments  durant  leur  trajet  intestinal  ou 
après  leur  déjection.  11  en  est  encore  de  même  pour  ce  qui  con- 
cerne l’élude  des  phases  de  la  pénétration  des  corpuscules  grais- 
seux au  travers  des  cellules  épithéliales  de  l’intestin  et  de  la  sub- 
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stnnce  des  villosités,  la  présence  t>u  l'absence  d’orifices  an  travers 
des  membranes  et  des  tubes  naturels  ou  artificiels  sur  lesquels  on 
observe  le  passage  des  liquides. 

I>es  données  exposées  en  étudiant  la  manière  de  préparer  les 
ovules,  etc.  (pages  552,  553,  092  et  720),  suffisenl  pour  montrer 
comment  on  doit  procéder  en  embrvogénie  pour  suivre  les  phases 
d’évolution  de  l’ovule  et  de  ses  parties,  celles  de  la  fécondation, 
les  modifications  consécutives  du  vitellus,  la  production  des  glo- 
bules polaires  et  du  noyau  vitellin,  la  segmentation,  la  formation 
(les  parties  de  l'embryon -et  leurs  cbangements  successifs  de  rap- 
ports, de  forme,  de  volume  cl  de  structure  ; car  l'embryogénie  est 
une  division  do  la  physiologie  dont  l’étude  repose  inévitablement 
sur  l’emploi  incessant  des  loupes  et  des  microscopes. 

Étude  du  mouvement  des  cils  vibratiles. 

857.  Pour  observer  ces  mouvements  sur  les  muqueuses,  on  en 
enlève  un  mince  lambeau  superficiel  à la  surface  de  la  trachée  ou 
des  fosses  nasales  des  mammifères  ou  des  oiseaux,  dans  le  voisi- 
nage de  l'orifice  laryngien  des  batraciens,  à la  surface  des  bran- 
chies des  mollusques,  etc.  On  enlève  ces  lambeaux  par  abrasion 
avec  un  bistouri  ou  des  ciseaux  courbes,  ou  par  déchirure  avec  de 
bonnes  pinces  fines.  On  les  place  dans  du  mucus,  du  .sérum  san- 
guin nu  toute  autre  sérosité,  s’il  s’agit  des  animaux  à vie  aérienne  ; 
on  cherche  à avoir  des  lambeaux  repliés  montrant  les  cils  sail- 
lants sur  ce.  bord.  Pour  les  ('‘très  qui  vivent  dans  l’eau,  on  peut  les 
mettre  dans  le  liquide  où  se  trouvait  l'animal.  Si  les  mucus  sont 
t trop  denses,  on  peut  les  étendre  avec  une  sérosité  fluide  ou  même 
avec  un  peu  d'eau  à 25“  ou  50".  1.æs  mouvements  ciliaires  s’arrê- 
tent en  général  quand  la  température  descend  au-dessous  de  10“  et 
même  avant,  mais  elle  reprend  si  on  chaulfe  la  préparation;  en 
maintenant  la  température  à 55“  ou  40“  on  les  active  beaucoup. 
(Voy.  aussi  pages  257  et  741.) 

Quand  les  mouvements  cessent,  on  voit  les  cils  vibratiles  sous 
forme  de  filaments  très-fins,  hyalins,  très-transparents,  homogè- 
nes, en  forme  de  cils  d’une  extrême  petitesse  (0""”,005  h O"”", 050), 
dressés  sur  toute  la  surface  ou  une  partie  seulement  de  certaines 
cellules  éi)itbeliales  des  vertébrés  et  invertébrés,  des  embryons  des 
divers  animaux  et  de  qnehiues  algues  (zoosporées).  Les  cils  vibra- 
tiles, se  cnntr.ictant  par  eux-mêmes,  se  meuvent  d’un  mouvement 
vibrntile  très- vif  et  continu  qui  chasse  le  liquide  et  h's  corpuscules 
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(ju'il  tient  en  suspension.  Le  fait  a lieu  sans  que  des  nerfs  arrivent 
aux  parties  qui  en  possèdent,  et  même  pendant  vingt-quatre  ou 
soixante  heures  hors  de  l’animal,  lorsqu'on  tient  les  éléments  ana- 
tomiques ou  les  fragments  d’étres  qui  les  portent  dans  des  condi- 
tions d'humidité  et  de  Icnipéralure  convenable.  L'application  lo- 
cale des  narcotiques  et  de  beaucoup  de  principes  végétaux  actifs 
sur  les  muscles  ne  modifie  ni  n’arréte  ce  mouvement,  dans  lequel 
il  n'y  a pas  raccourcissement  de  tout  le  cil,  mais  inclinaisons  ou 
courbures  allcrnatives,  soit  par  torsion  de  la  base  de  l’organe,  soit 
par  raccourcissement  borné  à l'im  des  bords,  puis  venant  ensuite 
à l'autre  bord. 

On  distingue  deux  sortes  de  cils,  d’après  les  parties  ou  les  êtres 
qui  les  portent  : 1“  Cils  vibraliles  proprement  dits  ou  des  éléments 
anatomiques.  On  les  trouve  ; a.  chez  les  animaux  à sang  chaud,  sur 
les  cellules  d'épithélium  prismatique  seulement  ; b.  chez  les  autres 
animaux,  on  outre,  sur  les  cellules  sphériques, 
lespavimenteuses,  et  même  sur  des  épithéliums 
nucléaires  (fig.  195  c,);  ceux  des  spermato- 
zoïdes  et  des  zoospores  des  algues  (A  2 ou  4 
cils), des  cryptogames  vasculaires  et  desmous- 
ses  (il  cils  nombreux),  ne  diffèrent  pas  essen- 
tiellement des  cils  vibratiles  précédents.  Ce 
fait  appuie  la  comparaison  de  la  queue  des 
spermatozoïdes  avec  des  cils.  2“  Organes  ou 
filaments  vibratiles  (flagellum,  etc.)  situés  sur  la  surface  du  corps 
des  animaux  sans  être  sur  des  cellules,  mais  bien  en  continuité 
de  substance  avec  la  matière  homogène,  granuleuse  ou  non,  de  la 
surface  de  ces  organismes,  tels  que  des  infusoires  à divers  degrés 
de  développement,  les  planariées,  les  tentacules  des  mollusques 
bryozoaires,  etc. 

Etude  de  la  contraction  musculaire  et  du  cours  du  sang. 

8Ô8.  Tous  les  observateurs  ont  signalé  depuis  longtemps  com- 
ment l'étude  sous  le  microscope  des  animaux  invertébrés  transpa- 


* CHlulos  l'pilhtMialcs  prosqiii*  n'*duil«>s  à un  noyau  jKHlanl  un  ou  plusieurs  cils  vl- 
bralilos,  dont  le  inouvcnienl  entraîne  l'èlèmcnt  quand  il  est  libre.  Ou  les  Imuvc  â la 
surface  de  divers  «fKancs  des  itliuosioma  Cuvieri  cl  autres  acalêpJies.  a.  Trés-petils 
noyaux  que  leurs  cils  entraînent,  b.  Koynu  à 4 cils.  c.  tNoyaii  uniciiie.  d.  ^oyau  bicilic 
Ils  tapissent  leurs  conduits  gastro>vasculairrs.  etc. 
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rents,  des  embryons  des  verlêbrés  et  autres  , permet  de  suivre  di- 
rectement, soit  sur  les  faisceaux  striés,  soit  sur  les  faisceaux  de 
fibres  lisses  ou  sur  ces  fibres  isolées  môme  (voy.  p.  67i)  les  pliéno- 
ménes  de  leur  contraction.  C’est  surtout  en  étudiant  la  circulation 
dans  la  langue  de  la  grenouille,  étudiée  comme  il  est  dit  (p.  7ôfi^ 
qu’on  peut  voir  le  raccourcissement  avec  gonficment  des  faisceaux 
striés  de  cet  organe  se  propageant  sur  toute  la  longueur  ou  sur  une 
portion  seulement  de  ceux-ci.  Le  fait  est  surtout  nettement  saisis- 
sable,  ainsi  que  l’a  depuis  longtemps  décrit  .M.  Üonné  (Cours  de  mi- 
croscopie, Paris,  18  ü,  in-8‘>,  p.  H4),  quand  on  parvient  à enlever 
l’épithélium  lingual  sans  causer  trop  d'hémorrhagie. 

859.  Aux  faits  diqà  exposés  (p.  3 etsuiv.)  concernant  la  marche 
à suivre  pour  étudier  la  circulation  sur  des  animaux  vivants,  nous 
ajouterons  les  suivants.  (Voy.  V.  Félix,  Sur  le  passage  des  leuco- 
cytes à travers  les  parois  vasculaires,  in  Journal  de  l'Anatomie  et  de 
la  l'hysiologie,  Paris,  1870,  p.  A3.) 

Circulation  dans  le  mésentère  de  'la  grenouille^.  On  lise  la 
grenouille  sur  le  dos  contre  une  jilaque  de  liège  à l’aide  de  fortes 
épingles,  après  lui  avoir  prélablement  lié  ensemble  les  pattes  de 
derrière.  A chaque  membre  antérieur,  ou  attache  un  petit  lacs  qui 
permet  de  le  tirer  à volonté  et  de  le  maintenir  aussi  immobile  que 
possible.  La  tête  est  retenue  par  des  épingles  qu’on  passe  dans  la 
mâchoire  supérieure  sans  le  moindre  inconvénient. 

La  grenouille  établie  sur  la  planchette  de  liège’,  il  s’agit  d’a- 
voir sous  le  microscope  une  p:'rtie  suffisante  du  mésentère,  sans 
saignement  des  parois  de  l'abdomen  et  surtout  sans  dilacération 
de  la  séreuse  à examiner. 

Pour  ce  faire,  on  fend  l’abdomen  sur  le  côté  gauche,  dans  une 
étendue  de  2 cenlimèires,  par  incision  successive  des  couches  et 
trés-lenleineni,  pour  laisser  aux  petites  hémorrhagies  inévitables 
le  temps  do  s’arrêter  par  le  contact  de  l’air  ou  par  l’application 

• Jnblot  a décril  cl  liguri'  plusieurs  sortes  de  jmrte-objrts,  cadres  ou  supports 
dpHiiiirs  8 étaler  et  iiiirnohiliscr  la  queue  et  lo  corps  des  têtards  et  des  |xUits 
IKii.vsons,  o/în,  ilit-il,  de  mettre  hors  de  contestation,  à l'aide  du  microscope,  te 
fait  de  la  circutafion  du  sang,  de  sou  passage  des  artères  dans  les  reines,  son 
arrêt,  sa  reprise,  etc.  [Obsciuations  d'hist.  naturelle,  Paris,  l71Cct  1755,  iii-i*, 
t.  Il,  pages  fit  et  74,  et  pl.  18,  ‘21  et  ‘22.) 

.\danis  {Mivrographiu  illustrata.  London^  1740,  petit  p.  45.  pl.  XIII, 
lig.  48;  a figuré  un  appareil  en  laiton,  avec  la  inanièn:  d’y  étaler  le  mésentère 
de  la  grenouille  pour  observer  sur  lui  la  circulation  du  sang  à l'aide  du  micros- 
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(l'un  corps  froid.  Ià'.  péritoine  ouvert,  on  déroule  l’intestin  en  le 
tirant  hors  de  la  cavité  abdominale.  De  cette  manière,  on  obtient 
une  portion  de  mésentère  suffisante,  qu’on  étale  sur  une  plaque  de 
verre  légèrement  échaulTée,  soit  au  soleil,  soit  sur  une  lampe  à 
alcool.  On  choisit  la  lame  de  verre  de  façon  que  l’intestin  la  dé- 
borde, puis  on  place  cette  dernière  chargée  du  mésentère  sur  la 
moitié  encore  inoccupée  du  liège  auquel  l’animal  est  attaché,  et 
l’on  fixe  l'intestin  sur  cette  table  au  moyen  de  petites  épingles.  De 
1a  sorte,  il  est  de  toute  impossibilité  qu’une  goutte  de  sang  puisse 
tomber  sur  la  plaque  de  verre  qui  supporte  le  mésentère. 

Avant  d’établir  d’une  manière  fixe  le  mésentère,  il  faut  avoir 
soin  de  faire  au  liège  une  fenêtre  correspondant  à la  place  où 
devra  se  trouver  la  lame  de  verre  ; car  cette  dernière  devra  être 
libre  dans  tonte  l’étendue  de  la  partie  moyenne  de  sa  face  infé- 
rieure. L’observation  microscopique  sera  ainsi  très-facile,  lorsque 
l’on  aura  fixé  le  petit  verre  porte-mésentère  à l’aide  d’un  mastic 
quelconque. 

Pour  le  nettoyage  des  parties,  on  se  sert  d’un  pinceau  trés-mon 
et  d’eau  distillée  pure  et  tiède.  On  n’emploie  aucun  réactif,  parce 
qu’il  faut  éviter  l’action  d’agents  étrangers  sur  les  substances  coa- 
gulables qu’ils  pourraient  rencontrer  dans  les  tissus. 

On  peut  procéder  à volonté  avec  ou  sans  couvre-objet. 

On  SC  sert  des  faibles  grossissements  pour  suivre  l’ensemble  des 
courants  (objectif  n“  1 deNacliet),  et  les  objectifs  Ü à 5,  avec  divers 
oculaires,  pour  observer  les  autres  particularités. 

On  voit  les  leucocytes  progresser  plus  lentement  que  les  héma- 
ties ; ils  sont  toujours  plus  rapprochés  de  la  zone  transparente 
de  plasma  que  de  l’axe  du  courant  occupé  par  les  globules 
rouges.  Il  est  des  capillaires  où  les  globules  passent  un  à un;  c’est 
en  ces  points  qu’il  est  facile  d’établir  par  l’observation  que  les  glo- 
bules blancs  passent,  chez  la  grenouille,  dans  le  rapport  d'un  pour 
quinze  rouges,  et  au  maximum  un  pour  vingt. 

On  voit  encore,  dans  le  mésentère,  un  certain  nombre  de  vais- 
seaux incolores,  peu  réguliers,  souvent  accolés  aux  artérioles,  à 
circulation  très-lente,  centripète  , avec  des  leucocytes  ronds , sans 
globules  ronges  ; ce  sont  des  raisseaiix  lymphatiques. 

Quant  aux  autres  parties  constituantes  du  péritoine*  il  est  aisé 
de  les  voir  et  même  de  les  étudier.  L’épithélium  se  montre  sons 
forme  d’une  lame  unique  et  mince,  formée  de  cellules  plus  ou  moins 
régulièrement  polyédriques,  juxtaposées  les  unes  aux  autres,  sans 
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iiitei'iiosiliuli  de  quoi  qiu?  ce  soit.  Ces  cellules  épillicliales  sont  très- 
transparentes,  et  ont  chacune  un  noyau  distinct. 

A de  faibles  grossissemenis,  on  ne  voit  pas  d’èléincnts  cellulaires 
dans  la  trunic  (ihi'illuire,  mais  à 350  diamètres  déjà  on  remarque 
çà  et  là  quelques  rendements  allongés  et  fusiformes,  sans  noyaux, 
ni  nucléoles,  avec  des  granulalions  très-fines  qui  réfractent  peu 
lu  lumière  cl  qui  font  que  les  éléments  fibro-plastiques  dont  il 
s’agit  SC  découpent  sur  le  fond  clair  des  préparations  sous  forme  de 
fuseaux  plus  ou  moins  opaques.  Dans  le  voisinage  des  vaisseaux, 
existent  de  loin  en  loin  quelques  cellules  adipeuses. 

Pour  la  membrane  inlerdigitale,  on  peut  se  servir  du  frog  plate 
de  Goadby.  C’est  une  plaque  de  cuivre,  ayant  sur  les  côtés  une  ran- 
gée de  trous.  La  grenouille  est  maintenue  dans  un  sac  attaché  à la 
plaque  de  cuivre  par  un  lien,  la  patte  de  la  grenouille  est  étendue 
sur  un  verre,  à l’aide  de  fils  que  l'on  enroule  dans  des  chevilles,  qui 
se  placent  dans  les  trous.  Ce  moyen  est  lacile  à employer. 

Circulation  dans  la  langue  de  la  grenouille.  On  fixe  solidement 
l’animal  sur  une  plaque  de  liège,  cji  procédant  comme  ci-dessus. 
L'immobilité  une  fois  obtenue , on  écarte  les  deux  mâchoires 
de  l’animal,  et  avec  une  pince  mousse  on  tire  lu  langue  au  dehors. 
Celle  manœuvre  réussit  mieux  si  l’animal  est  couché  sur  le  dos  que 
sur  le  ventre  ; il  y a moins  de  torsion  du  pédicule,  et  pur  consé- 
quent moins  de  gène  dans  les  troncs  vasculuires  qui  pénètrent  dans 
la  langue  par  sa  base  d'insertion. 

La  langue  est  ensuite  étalée  sur  une  lame  de  verre  plus  ou  moins 
circulaire,  à bords  mousses,  mesurant  à peu  prés  1 centimètre 
carré  : celle-ci  est  disposée  et  fixée  sur  une  fenêtre  pratiquée  dans 
la  lame  de  liège,  au  devant  de  la  bouche  de  la  grenouille;  tout  au- 
tour du  support  de  verre,  on  fixe  les  bords  de  la  langue  à l’aide  de 
fines  épingles  plantées  dans  le  liège.  De  cette  manière,  on  a sous  le 
tube  du  microscope  une  certaine  étendue  de  la  langue  bien  étalée 
sur  une  plaque  de  verre;  on  peut  y placer  un  convre-objel  ou  s’en 
passer;  l'observation  sci'a  aussi  facile  dans  ce  casque  dans  l'autre. 

Lu  examinant  l'état  des  choses  immédiatement  après  les  disposi- 
tions ci-dessus  mentionnées,  on  verra  très-facilement  l’épithélium  de 
la  langue  présentant  de  distance  en  distance  des  solutions  de  conti- 
nuité résultant  probablement  de  l’étirement  que  l’organe  a subi  dans 
les  préparations  préliminaires.  Ijc.  tissu  musculaire  se  distingue 
très-aisément,  ainsique  la  trame  qui  forme  lacbarpenle  de  l’organe. 

Comme  pour  le  mésentère,  il  sera  aisé  de  séparer  le  système  ar- 
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lériel,  le  veineux  et  les  différents  ordres  capillaires.  La  circulation 
centrifuge  est  plus  rapide  que  celle  de  retour  ; entre  ces  deux  cou- 
rants, on  remarquera  sans  peine  la  circulation  capillaire  qui  se 
caractérise  par  sa  moindre  rapidité  et  la  direction  des  courants  en 
divers  sens. 

Les  artères,  les  veines  et  même  les  gros  capillaires  présen- 
tent de  chaque  côté  de  la  colonne  courante  des  globules  rouges, 
la  zone  latérale  transparente  formée  du  liquide  hyalin  ou  plasma 
avec  ou  sans  leucocytes , qui  est  surtout  bien  accusée  dans  les  vais- 
seaux centrifuges  où  le  torrent  central  ou  axile  est  très-accentué. 
Cette  zone  est  aussi  appelée  espace  blanc,  couche  globulaire  inerte. 
Les  pulsations  cardiaques  retentissent  dans  tout  le  système  arté- 
riel, mais  ne  se  font  nullement  sentir  dans  les  capillaires  propre- 
ment^dits  ni  dans  les  veines. Ce  n'est  que  lorsque  la  circulation  s'est 
très-ralentie  ou  presque  suspendue  dans  les  capillaires  et  qu’elle 
reprend  qu'on  voit  l'impulsion  cardiaque  se  faire  sentir  Jusque 
dans  les  capillaires. 

Il  sera  toujours  facile  à l'observateur  de  trouver  des  ramuscules 
vasculaires  où  les  éléments  passent  pour  ainsi  dire  un  à un,  et  de 
compter  ces  derniers  pendant  quelques  secondes  et  même  pendant 
quelques  minutes.  On  peut  admettre  assez  rigoureusement  que 
dans  une  minute  il  passe  dans  un  capillaire  une  dizaine  de  globules 
blancs  pour  cent  rouges. 

840.  Circulation  dans  le  mésentère  de  la  souris.  On  saisit  la  sou- 
ris avec  deux  pinces  pour  ne  pas  être  mordu  ; avec  l'une  on  prend 
la  peau  du  cou,  avec  l’autre  celle  de  la  partie  inférieure  du  tronc. 
On  place  l'animal  sur  une  mince  plaque  de  liège  et  on  le  renverse 
sur  le  dos.  Un  aide  étend  les  quatre  pattes  et  les  fixe  sur  le  support 
avec  de  petits  blocs  de  poix  préalablement  ramollie.  Il  reste  encore 
à immobiliser  la  tête,  ce  qui  se  fait  pai-  le  même  moyen  en  plaçant 
de  petites  masses  de  la  matière  gluante  sur  les  oreilles  et  les  poifs 
qui  garnissent  le  museau. 

A ce  moment,  on  laille  dans  le  liège  une  grande  fenêtre  latérale 
qui  arrive  jusqu'à  l'un  des  lianes  de  l'animal  en  expérience;  elle 
servira  ultérieurement  à rendre  possible  l'observation  microscen 
pique.  On  dispose  une  plaque  de  verre  qui  s'adapte  sur  la  découpure 
et  qui  est  assez  longue  pour  la  dépasser  de  quelques  millimètres  à 
droite  et  à gauche  et  prendre  point  d'appui  sur  les  côtés.  Cette 
plaque  ne  doit  pas  être  trop  largo. 

On  saisit  alors  la  peau  du  ventre  avec  une  pince  à mors  très-fins, 
Roti5.  — Microscope.  47 
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on  l'incise  sur  une  ligne  qui  part  du  milieu  des  cdlcs  et  qui  des- 
cend directement  jusqu’au  bassin.  On  coupe  avec  précaution  les 
plans  musculaires  sous‘jacents  qui  sont  très-fins,  et  on  ouvre  la 
cavité  péritonéale.  L'écoulement  de  sang  qui  résulte  de  ce  trauma- 
tisme s’arrête  au  bout  de  quelques  secondes.  Quand  il  a cessé,  on 
retire  à l’aide  de  deux  petites  pinces  les  intestins  de  leur  cavité  ; 
on  procède  lentement  et  en  les  déroulant  avec  précaution  pour  ne 
rien  déchirer  et  pour  n’avoir  aucun  épanchement  sanguin  qui 
puisse  entacher  d'erreur  les  recherches  à faire.  On  choisit  la  partie 
d'intestin  dont  le  mésentère  est  le  plus  lâche,  c'est  ordinairement 
la  portion  inférieure  de  l'iléon,  à quelques  millimètres  au-des- 
sus du  caecum,  qui  présente  les  conditions  les  plus  favorables. 

On  étale  alors  sur  la  lame  du  verre  le  péritoine  qui  vient 
s'insérer  sur  cette  section  du  tube  alimentaire  ; on  s’arrange  de  fa- 
çon à faire  dépasser  le  porte-objet  par  l’intestin  qu’on  retient  en 
position  à l’aide  de  petits  crochets.  Ces  instruments  pourront  être 
facilement  fabriqués  : il  suffit  de  recourber  la  pointe  d’une  fine 
épingle  à suture  et  d’envelopper  la  tète  d'une  petite  boule  de  poix 
molle  pour  avoir  un  instrument  très-commode  et  facile  à fixer  dans 
toutes  les  positions  que  l’on  voudra  par  une  simple  pression  exer- 
cée avec  un  doigt  sur  la  petite  masse  visqueuse. 

En  prenant  ces  précautions,  on  arrivera  à n’avoir  sur  le  porte- 
objet  que  du  péritoine.  Les  parties  intestinales  qui  servent  de  point 
d'appui  aux  crochets  et  qui,  étant  blessées  par  eux,  pourraient  sai- 
gner, sont  en  dehors  du  support. 

Il  faut  avoir  soin,  si  l’on  veut  que  la  circulation  se  continue  nor- 
malement, de  mettre  dans  l’abdomen,  ainsi  que  sur  la  préparation, 
quelques  gouttes  d’eau  distillée  tiède.  On  évitera  ainsi  le  dessè- 
chement si  rapide  produit  par  le  contact  de  l’air,  ün  place  au  be- 
soin sur  la  séreuse  ainsi  disposée  un  couvre-objet  en  verre  mince, 
ce  qui  se  fait  très-aisément  quand  il  est  de  dimension  convenable. 

En  procédant  ainsi,  Feitz  a constaté  que-  l’accumulation  des 
globules  blancs  le  long  des  parois  se  fait  lentement  et  irrégulière- 
ment ; peu  à peu,  dix,  vingt  globules  blancs  se  fixent  sur  l'un  ou 
l’autre  point  de  la  paroi  interne  de  lu  veinule  ; ils  restent  pendant 
un  certain  temps  mobiles  les  uns  sur  les  autres  ; quelques-uns 
d'entre  eux  sont  de  nouveau  eiitrainés  par  la  circulation  pour  aller 
se  fixer  plus  loin  ; puis,  de  sphériques  qu'ils  étaient,  ils  prennent 
des  formes  différentes,  si  bien  que  dans  l'amas  qu'ils  constituent  on 
en  verra  de  polyédriques,  de  fusiformes  et  de  coniques. 
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Au  bout  d’uu  certain  temps  apparaîtront  sur  la  limite  externe 
du  vaisseau  une  ou  deux,  et  mt^me  plusieurs  petites  aspérités  qui, 
analysées  avec  soin,  ne  montrent  autre  chose  que  de  petits  tas  de 
leucocytes  semblables  en  tous  points  à ceux  de  la  paroi  interne. 

Ces  petits  amas  extérieurs,  composés  d’éléments  parfaitement  in- 
dépendants les  uns  des  autres,  peuvent  se  produire  tout  aussi 
bien  sur  des  points  correspondants  aux  mamelons  internes  que  sur 
d'autres  ; on  peut  voir  des  amas  de  quinze,  vingt  et  trente  globules 
SC  faire  dans  des  points  où  il  n'y  avait  à l'intérieur  du  vaisseau 
qu’une  seule  et  simple  couclie  d'éléments  blancs. 

Ni  sur  la  langue,  ni  sur  le  mésentère  de  grenouille,  on  ne  voit 
des  leucocytes  étranglés  d'abord  dans  des  canalicules  et  devenir 
libres  ensuite  en  conservant  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long 
un  prolongement  filiforme,  dernier  vestige  de  l'étranglement  subi  ; 
comme  l'a  admis  Conlieim,  toujours  les  globules  restent  parfaite- 
ment libres  dans  tout  leur  pourtour. 

Après  quatre,  cinq  et  six  heures  d'observation,  tout  l’espace 
transparent  ci-dessus  signalé  se  trouve  rempli  de  leucocytes  si 
nombreux  qu’ils  finissent  par  ne  plus  peuvoir  être  comptés,  si 
abondants  qu'ils  dépassent  certainement  en  quantité  les  globules 
blancs  qui  sont  renfermés  dans  le  tronçon  du  vaisseau  examiné  et 
même  le  nombre  de  ceux  qui  y ont  passé  durant  tout  le  cours  de 
l'expérience.  Il  y a des  globules  blancs  qui  d’emblée  ne  touchent 
même  pas  la  paroi  extérieure  du  vaisseau. 

Dans  le  mésentère  de  souris  vivant  de  trois  à cinq  heures,  on 
voit,  après  la  contraction  des  vaisseaux,  survenir  la  dilatation  avec 
la  formation  lente  et  progressive  de  la  couche  dite  inerte  de  glo- 
bules blancs  immobiles. 

Comme  chez  la  grenouille,  il  se  forme  de  petits  amas  de  quatre, 
cinq  et  même  dix  globules  blancs  le  long  de  la  jiaroi  interne  des 
veinulesou  des  capillaires  ; mais  jamais  ces  aspérités  ne  deviennent 
aussi  considérables,  soit  en  nombre,  soit  en  volume,  que  celles 
que  l’on  observe  dans  les  rameaux  vasculaires  de  la  grenouille. 

Le  long  de  la  paroi  externe  il  n'apparail  pas  d’amas  chez  les  sou- 
ris ; tout  se  borne  à la  présence  de  quelques  globules  blancs  tou- 
jours parfaitement  circulaires,  parce  qu’il  n'y  a pas,  comme  chez 
la  grenonille,  tassement  des  éléments  les  uns  sur  les  autres. 

Quant  ù une  infiltration  nucléaire  des  parois  ou  é la  constatation 
de  l'existence  de  stomates  ou  do  lacunes  pariétales,  il  n’y  a pas  à y 
songer,  quelque  niinutieusemcnt  que  l’on  puisse  observer  les  mem- 
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branns  limilanles  dos  vaisseaux.  On  ne  voit  jamais  de  passage  de 
globules  blancs  dans  la  paroi,  ni  leur  étiration  dans  des  stomates 
admises  par  Conheim.  (V.  Fcitz.) 

Sur  les  batraciens,  après  avoir  vu  les  couronnes  de  leucocytes 
autour  des  vaisseaux  et  l’infiltration  nucléaire  de  tout  le  tissu,  on 
détache  l'animal  de  la  planchette  d'opération  et  on  le  remet  dans 
l’eau.  D'habitude,  il  continue  à vivre,  n'ayant  pas  subi  de  trauma- 
tisme grave.  Après  quelques  heures  de  séjour  dans  l'eau,  on  retire 
la  grenouille  d expérience  et  on  la  réinstalle  pour  l’observation  de 
la  circulation  dans  la  langue.  L'organe  étant  bien  tendu  et  desséché 
à l'aide  d’un  pinceau,  on  ne  rencontre  plus  de  globules  là  où  quel- 
ques heures  auparavant  il  y avait  des  couronnes  très-épaisses  de 
leucocytes  autour  des  vaisseaux  veineux  et  capillaires.  (Voy.  aussi 
p.  4 et  5.) 

841.  Étude  de  la  circulation  du  »ang  dans  le  tube  digestif,  les 
glaïules  et  le  rein.  Pour  étudier  la  circulation  dans  le  tube  digestif, 
011  cautérise,  avec  le  tranchant  d’un  bistouri  rougi  à blanc,  l’estomac 
ou  l’intestin  suivitnt  une  ligne  parallèle  à l’insertion  du  mésentère, 
et  placée  à deux  millimètres  au  moins  de  lui.  Tous  les  vaisseaux 
d'une  des  faces  du  canal  digestif  sont  oblitérés  en  cet  endroit,  sans 
que  pourtant  1a  circulation  cesse,  en  raison  du  cours  du  sang  par 
les  vaisseaux  de  la  face  opposée.  On  incise  sur  le  milieu  de  la  ligne 
cautérisée,  et  on  étale  l'organe  pour  observer,  comme  s'il  s'agissait 
de  la  langue  de  grenouille  ou  du  mésentère.  On  maintient  les  parties 
humides  à l’aide  de  l’eau  salée  ou  sucrée.  On  facilite  ces  opérations 
en  cautérisant  et  incisant  d'abord  transversalement  le  tube  digestif 
au-dessous  de  la  partie  qu'on  veut  étaler,  pour  y introduire  une 
sonde  uréthrale  élastique  d'un  volume  approprié,  sur  laquelle  on 
pratique  la  cautérisation  et  l'incision  linéaires. 

Cet  ingénieux  procédé,  dû  à M.  le  docteur  L.-C.  Boulland  ',  per- 
met d’observer  les  muqueuses,  leurs  glandes,  leurs  villosités  et  le 
cours  du  sang  dans  ces  parties  de  l’estomac  et  des  divers  intestins 
chez  les  poissons,  les  batraciens,  les  reptiles,  les  petits  oiseaux  et 
les  jeunes  lapins,  cochons  d’Inde,  etc.,  éthérisés  ou  chloroformisés. 
Il  permet,  par  une  belle  lumière,  d'arriver  A se  servir  de  grossisse- 


' Iteeherchet  microscopique»  pour  servir  à l'élude  de  In  circiilnlion  du  sanq 
dont  lesginndrs  {lli/IMiii  de  la  Société  analomiquc.  Ports,  tStS,  in-S*,  p.  36<i), 
et  surtiuil  Hcchen-hes  micrusropiqucs  sur  la  circulation  du  sang  et  sur  le  «ÿ<- 
thne  vasculaire  sanguin  dans  le  canal  digestif,  le  foie  et  lés  reins.  (Thèse.  Pa- 
ris. 1849,  p.  16,  etc.  et  planches.) 
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ments  de  400  diamètres,  et  de  suivre  dans  ces  organes  les  princi- 
paux phénomènes  de  l’inflammation,  l’arrêt  complet  du  cours  san- 
guin dans  la  muqueuse,  alors  que  ce  dernier  continue  dans  le  tissu 
lamineux  sous-muqueux,  et  dans  la  tunique  musculeuse. 

M.  floulland  a montré  aussi  qu’en  fixant  convenablement  les 
tritons  et  autres  batraciens  sur  une  lame  de  liège  percée,  on  peut 
attirer  et  placer  entre  deux  lames  de  verre  les  minces  lobes  de  leur 
foie,  de  manière  à suivre  le  cours  du  sang  dans  les  capillaires 
porte  et  sus-bépatiqucs  entre  les  cellules  propres  du  foie.  On  main- 
tient l’organe  humecté  avec  de  l’eau  salée. 

M.  fioulland  a aussi  observé,  figuré  et  décrit  le  cours  du  sang 
dans  les  capillaires  et  les  glomérules  de  Malpighi.  Sur  les  gre- 
nouilles, pour  faire  ces  observations,  on  ouvre  la  cavité  abdo- 
minale cautérisée  pour  éviter  les  hémorrhagies.  On  cautérise  le 
rectum  et  on  le  coupe  transversalement  pour  le  renverser  ainsi  que 
la  masse  intestinale.  On  enlève  avec  précaution  le  péritoine  pré- 
rénal. On  repousse  les  reins,  et,  derrière  eux,  on  cautérise  aussitôt 
en  travers  les  muscles,  etc.  On  incise  avec  dos  ciseaux  la  ligne 
cautérisée,  et  l’écartement  des  lèvres  de  la  plaie  laisse  ù découvert 
les  bords  de  la  moitié  inférieure  du  rein,  sur  lequel  on  peut  obser- 
ver le  cours  du  sang,  en  procédant  comme  pour  le  foie. 

842.  Élude  de  I inflammation.  Si  on  étale  le  mésentère  d’une  gre- 
nouille sur  une  plaque  de  verre,  six,  douze  et  seize  heures  après 
l’opération  préliminaire,  on  pourra  s’assurer  de  l’état  de  la  circula- 
tion dans  les  cas  de  pblogose.  Au  bout  de  six  heures  déjà,  les  capil- 
laires et  les  veines  se  sont  fortement  engorgés  d’hématies  et  de 
leucocytes.  La  circulation  ne  persistcplus,  si  toutefois  elle  n’est  pas 
complètement  suspendue,  que  dans  les  parties  centrales  des  vais- 
seaux dilatés  outre  mesure  et  présentant  de  distance  en  distance  des 
renflements  moniliformos  remplis  d’éléments  du  sang.  A côté  des 
branches,  où  la  circulation  continue,  il  y en  a d’autres,  où  tout 
mouvement  est  arrêté  et  où,  au  sang  fluide,  se  sont  substitués  de 
petits  amas  de  globules  rouges  agglutinés. 

Dans  les  points  où  des  canalicules  remplis  de  ces  concrétions 
sanguines  et  par  conséquent  privés  de  toute  impulsion  cardiaque 
sensible  s’abouchent  avec  des  canaux  encorq  libres  et  traversés  par 
le  torrent  circulatoire,  on  ne  sera  pas  longtemps  sans  voir  le  liquide 
coulant  entraîner  des  conglomérats  d’hématies  occupant  l’embou- 
chure des  rameaux  où  tout  stagne.  Ces  départs  caillots  déterminent 
dans  d’autres  vaisseaux  situés  plus  loin  et  encore  perméables 


Digitieed  by  Coogle 


74Î  ÉTUDE  HICROSCOPIQÜE  DE  L’INFLAMMATION. 

des  arrêts  de  circulation  ; on  y voit  quelques  mouvements  oscil- 
latoires, puis  le  bouchon  se  fixe  et  tout  s'arrête.  Quelquefois  même, 
des  ruptures  se  produisent  ainsi,  elles  ne  tardent  pas  à se  marquer 
par  des  flaques  de  sang  au  milieu  des  tissus. 

Un  autre  mode  de  production  d’hémorrhagies  se  rencontre  quel- 
quefois: des  capillaires  engorgés  cessent  d'être  perméables  et  se 
déchirent  sous  les  yeux  même  de  l'observateur  par  suite  de  l'excès 
de  tension  ou  de  la  pression  exagérée  du  contenu  sur  le  conte- 
nant. On  peut  démontrer  la  disparition  des  épithéliums  dans  le  pé- 
ritoine enflammé  le  mouillage  des  préparations  avec  une  solution 
au  quart  de  nitrate  d'argent,  comme  le  dit  Conheim.  (Yoy.  Feltz.) 

Ainsi  le  premier  phénomène  apparent  est  une  dilatation  progres- 
sive, jusqu'à  un  certain  maximum,  des  artères  et  des  artérioles.  Ces 
vaisseaux  peuvent  ainsi  gagner  un  diamètre  double.  Une  certaine 
élongation  ne  tarde  pas  à se  produire:  d’où,  au  lieu  d'un  trajet 
rectiligne,  des  courbures  et  des  sinuosités  latérales  très-appré- 
ciables. Ces  changements  de  forme  dans  le  système  artériel,  déter- 
minant une  augmentation  de  capacité,  sont  d'habitude  effectués 
au  bout  d’une  heure.  Les  veines  se  distendent  à leur  tour,  un 
peu  plus  tardivement  que  les  artères,  mais  plus  rapidement,  une 
fois  que  la  dilatation  a commencé.  Elles  peuvent  ainsi  doubler,  et 
même  tripler  de  volume.  Quant  aux  capillaires,  ce  changement 
de  calibre,  comparativement  aux  artères  cl  aux  veines,  est  à peine 
appréciable.  On  voit  en  même  temps  la  circulation  se  ralentir  dans 
les  artères  et  les  veines,  et  la  stase  devenir  de  plus  en  plus  mani- 
feste dans  le  système  capillaire  '. 

La  couche  transparente  des  artérioles  et  des  veinules  disparaît  pro- 
gressivement, elle  est  envahie  par  des  globules  blancs,  si  bien  qu'au 
bout  de  deux  à trois  heures , quelquefois  plus  rapidement’  encore 
ces  globules  touchent  les  parois  vasculaires  sur  presque  tous  les 
points.  Ce  phénomène  se  voit  surtout  dans  les  veines  où  les  pulsa- 
tions cardiaques  ne  se  font  point  ou  peu  sentir  ; les  pulsations  arté- 
rielles le  rendent  plus  tardif  et  même  impossible  d’une  manière 
absolue  dans  le  système  artériel  proprement  dit,  à cause  de  la 
propulsion  régulièrement  intermittente  qu'elles  impriment  aux 
parois  des  vaisseaux  rouges,  qui  fuient  à chaque  saccade  la  colonne 
sanguine  y contenue. 

Dans  les  veines,  la  couche  de  leucocytes  acquiert,  au  bout  d'une 

* Voy.  Ch.  Robin,  tefon»  tur  les  capillaires  et  V inflammation,  l’aris,  1807, 
in-13,  p.  35. 
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à deux  heures,  une  épaisseur  assez  considérable  pour  simuler  sinon 
partout,  du  moins  dans  quelques  points,  de  véritables  aspérités 
coniques  faisant  notablement  saillie  dans  la  lumière  des  vaisseaux. 
Au  niveau  de  ces  nodosités  globulaires  internes  s'aperçoivent,  dans 
les  éléments  qui  les  constituent,  des  changements  de  forme  très- 
appréciables.  De  globulaires,  nous  voyons  les  leucocytes  devenir 
polyédriques,  fusiformes  et  même  plus  ou  moins  pédiculés,  en  un 
mot,  il  se  dessine  dans  ces  amas  de  globules  des  mouvements,  des 
étirations  dits  amiboïdes.  (Voy.  Feltz,  Journ.  de  l'anat.  el  de  la 
physiologie,  t.  IV,  1869  p.  47  et  suivantes.) 

Les  globules  blancs  que  l'on  voit  dans  l’intérieur  des  vaisseaux 
une  fois  accolés  à la  membrane  interne  des  vaisseaux,  ne  remuent 
plus  et  ne  changent  de  formes  qu’aulant  que  d'autres  éléments 
viennent  s'y  joindre.  Quelquefois  cependant,  il  arrive  qu'après  un 
moment  de  repos,  de  stagnation,  un  certain  nombre  de  leucocytes 
se  détachent  encore  sous  l'influence  du  courant  sanguin  pour  être 
entraînés  un  peu  plus  loin,  mais  jamais  ils  ne  rentrent  franchement 
dans  le  torrent  circulatoire  ; ils  vont  toujours  s’adjoindre  à des 
amas  globulaires  blancs  existant  déjà  sur  d’autres  points  de  leur 
parcours.  Ici  donc,  simple  stagnation  de  quelques  globules  blancs; 
plus  loin,  tassement  de  ces  éléments  et  changements  de  formes  ; 
plus  loin  encore,  mamelons  faisant  très-fortement  saillie  dans  l'in- 
térieur des  vaisseaux  et  ressemblant  à des  piles  de  boulets.  Ce 
dernier  phénomène  se  voit  surtout  au  niveau  des  courbures  et  aux 
points  d'intersection  des  veinules  et  des  capillaires. 

Dans  ces  derniers,  la  stagnation  est  telle  au  bout  d’un  certain 
temps,  qu’ils  sont  totalement  remplis  de  globules  blancs  ou  rouges 
indistinctement  ; même  contre  les  parois,  les  deux  espèces  d’élé- 
ments se  voient  indifféremment. 

A partir  de  cette  phase,  différents  cas  peuvent  se  présenter  : 

1“  11  peut  se  faire  des  hémorrhagies  par  déchirure  des  capil- 
laires, soit  par  distension  directe  et  excessive  des  parois  des 
ramuscules  vasculaires,  sous  l’influence  de  l’engorgement  devenant 
du  plus  en  plus  considérable  par  l’appo'rt  incessant  des  matériaux 
artériels,  d’une  part,  et  par  le  défaut  d'écoulement  veineux,  d'autre 
part  (environ  six  fois  sur  trente),  soit,  comme  nous  l'avons  vu  plus 
haut,  par  déplacement  de  petits  blocs  hématiques  entraînés  par  la 
circulation  collatérale  et  déposés  plus  loin  dans  des  canalicules 
qu’ils  ne  peuvent  traverser  pour  cause  de  leur  volume.  L’effet  du 
sang  circulant  sur  ces  points  développe  une  tension  exagérée  en 
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arrière  de  l'obstacle,  d'où  possibilité  de  rupture  et  par  suite  épan- 
chement sanguin  dans  l’épaisseur  de  la  membrane. 

2“  S'il  ne  se  produit  pas  d'hémorrhagie,  on  peut  continuer  l'ob- 
servation au  point  de  vue  des  phénomènes  innammatoires. 

Au  moment  de  la  formation  de  la  couche  blanche  dite  inerte  dans 
les  veines  et  de  la  stase  commençante  dans  les  capillaires,  en  un 
mot,  quand  le  ralentissement  de  la  circulation  sera  effectué,  c’est- 
à-dire  de  deux  à cinq  heures  après  le  commencement  de  l’expé- 
rience, on  verra  se  produire,  tout  autour  des  vaisseaux  veineux  et 
capillaires,  des  éléments  ressemblant  absolument  aux  leucocytes. 
Ces  éléments  sont  d'abord  peu  nombreux  et  se  laissent  facilement 
compter.  Les  premiers  sont  tout  contre  la  paroi  externe  du  vaisseau  ; 
peu  à peu  de  nouveaux  éléments  venant  à s'ajouter  aux  premiers, 
il  en  résulte  çà  et  là  de  petits  amas  ayant  les  formes  les  plus 
bizarres.  Avant  qu'une  ou  deux  heures  soient  écoulées,  tout  le  tissu 
ambiant  sera,  envahi  par  de  semblables  productions,  elles  infiltre- 
ront bientôt  tout  le  tissu  de  la  séreuse  et  se  montreront  même  sur 
la  surface  épithéliale,  comme  il  est  aisé  de  s'en  assurer  en  colorant 
celle-ci  avec  une  goutte  de  nitrate  d'argent.  Ces  leucocytes,  n'ont 
ni  les  mêmes  formes,  ni  les  mômes  diamètres  : on  en  voit  de  globu- 
laires, d'ovoïdes,  et  d'autres  enfin  qui  ont  des  prolongements  filifor- 
mes nettement  accentués  au  nombre  de  deux  ou  de  trois.  Pour  les 
diamètres,  ils  varient  entre  0““*,0087  et  0““,012. 

5“  Les  parois  des  canaux  veineux  ou  de  capillaires  ne  subissent  pas 
de  modification,  on  ne  les  voit  ni  s'épaissir,  ni  s'amincir,  et  dans 
les  points  où  elles  sont  le  plus  chargées  de  globules,  elles  restent 
toujours  nettement  limitées.  (Yoy.  Fellz.) 

Emploi  de  l' électricité'  sous  le  microscope. 

843.  Dans  un  certain  nombre  d’expériences  physiologiques,  on 
est  obligé  de  soumettre  les  organes  observés  à l'aide  du  micro- 
scope à l'influence  des  courants  continus  ou  interrompus. 

On  trouve  des  appareils  destinés  à faciliter  cet  emploi  de  l'électricité 
tel  que  celui  de  Plœssl,  de  Chevalier  et  autres.  Tous  consistenten  un 
porte-objet  muni  de  deux  porte-aiguilles  non  conducteurs  de  l’élec- 
tricité, traversés  par  des  aiguilles  pouvant  s’incliner  en  divers  sens 
de  manière  à permettre  de  toucher  par  un  bout  tel  ou  tel  point  de 
l'organe,  une  fois  que  leur  extrémité  opposée  a été  mise  en  com- 
munication avec  l'un  des  pôles  de  la  pile. 

Le  mieux  est  d’avoir  des  aiguilles  mobiles  pouvant  se  joindre  fa- 
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cilemenl  aux  fils  conducteurs  des  courants  et  avec  lesquelles  un  va 
toucher  les  points  voulus  des  organes  étalés  sous  le  microscope, 
comme  nous  venons  de  le  rappeler  dans  les  paragraphes  précé- 
dents. Ces  aiguilles  peuvent  être  é pointe  aiguë,  recourbée  au 
besoin  de  manière  à être  accrochées  au  tissu  des  organes  qu’on 
veut  soumettre  à une  action  électrique  prolongée. 

On  peut  de  la  sorte  observer  les  contractions  des  muscles  de  la 
langue  des  grenouilles  sous  d'assez  forts  grossissements. 

Pour  étudier  l'influence  de  l’électricité  sur  les  fibres  muscu- 
laires des  vaisseaux  et  par  suite  sur  la  circulation,  on  procédera 
ainsi  qu'il  suit.  On  découvre,  chez  une  grenouille,  le  nerf  scia- 
tique, et  on  examine  au  microscope  une  veine  et  une  arlére 
de  la  membrane  interdigitalc  disposé  comme  il  a été  dit  plus  haut 
(g  4,  page  3).  Quand  la  circulation  devient  languissante,  on  élec- 
trise avec  les  courants  continus  (10  piles  llemak).  Le  courant  s’ac- 
céléré immédiatement,  l'artère  semble  diminuer  de  volume,  mais 
le  calibre  de  la  veine  augmente.  Après  avoir  suspendu  l’électrisa- 
tion, l'accélération  persiste  pendant  dix  à quinze  minutes,  puis  elle 
so  ralentit. 

En  employant  les  courants  d’induction,  la  circulation  s’arrête 
complètement  et  presque  immédialement.  On  cesse  l'électrisation 
avec  les  courants  d'induction  ; la  circulation  reprend.  On  emploie 
les  courants  continus,  la  circulation  s’accélère. 

On  peut  encore  examiner  au  microscope  la  membrane  interdigi- 
tale d’une  grenouille,  et,  sans  découvrir  le  nerf  sciatique,  sans  in- 
ciser la  peau,  on  électrise  la  patte  avec  les  courants  continus.  La 
circulation  capillaire  devient  aussitëtpius  active.  On  emploie  la  fa- 
radisation' et  la  circulation  s’arrête  aussitèt  dans  les  artères  et  dans 
les  veines. 

L'arrêt  de  la  circulation  par  les  courants  d’induction  a lieu  pour 
deux  raisons  : la  contraction  des  artères,  qui  empêche  l’arrivée  du 
sang,  et  la  contraction  des  muscles,  qui  arrête  la  circulation  dans 
les  veines.  On  obtient  les  mêmes  phénomènes,  lorsque,  au  lieu  de 
courants  d’induction,  on  emploie  des  coiirants  constants  avec  de 
rapides  interruptions. 

Lorsqu'on  détermine  en  un  point  de  l'inflammation,  et  qu’on 

' Voy.  I.epros  fl  Oiiiinns , De  la  coniraclililé  artérielle  dam  la  rirculalion, 
journal  d'anal,  et  de  pliijeiologie,  I8(j8.  p.  ,Ï86;  Uli.  Roliin  et  Iliffelslieiiii,  dans 
IlilTelsliciiii,  Applications  médicales  de  la  pile  de  Voila.  Paris,  1861,  iii-8",  p.  11. 
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constate  l’arrùt  de  la  circulation,  on  peut  également  la  rétablir  au 
moyen  des  courants  constants  et  continus. 

En  examinant  une  membrane  interdigitale  au  microscope,  si  on 
irrite  le  point  examiné  avec  un  fer  rouge  ou  une  goutte  d’acide,  on 
remarque  tout  d’abord  que  l'artére  diminue  de  volume,  mais  que 
la  circulation  devient,  pendant  les  premiers  instants,  bien  plus  ac- 
tive. Tout  le  réseau  capillaire  fonctionne,  puis,  peu  à peu  il  se  gorge 
de  sang,  les  globules  circulent  plus  lentement  et  finissent  par  s’ar- 
rêter. L’artére  augmente  de  diamètre,  elle  devient  souvent  près  de 
deux  fois  plus  volumineuse,  et  le  sang  y 'progresse  très-lentement. 
En  employant,  dans  ces  cas,  les  courants  d’induction,  la  circula- 
tion reste  arrêtée  après  une  accélération  éphémère.  Les  courants 
constants  et  continus  rétablissent  la  circulation  et  l’activent  pen- 
dant tout  le  temps  de  leur  action.  Chaque  fois  que,  dans  des  in- 
flammations provoquées,  la  circulation  est  arrêtée,  on  peut  la  ré- 
tablir par  l'électrisation  au  moyen  des  courants  constants,  pourvu 
toutefois  que  les  globules  rouges  ne  soient  point  encore  agglu- 
tinés. 

Sur  les  annélides,  les  courants  interrompus  rétrécissent  l'artère 
et  arrêtent  la  circulation  et  les  battements  de  l’artère.  En  même 
temps,  tout  le  corps  de  l'animal  se  contracte  et  devient  monili- 
forme.  Les  courants  continus  accélèrent  la  circulation,  de  telle 
sorte  que  le  nombre  des  battements,  c’est-à-dire  des  contractions, 
par  exemple,  de  l’artére,  qui  était  de  24  à la  minute,  est  de  34 
pendant  qu’on  fait  passer  le  courant  sur  la  nais  filiformis. 

On  peut  aussi  chloroformiscr  un  chat  ou  autre  mammifère,  et  on 
examine  son  péritoine  au  microscope.  La  circulation  est  activée 
par  l’action  des  courants  constants  et  continus.  L’électrisation  par 
les  courants  d’induction  détermine  d’abord  une  légère  augmenta- 
tion de  la  circulation,  puis  le  calibre  des  artères  diminue,  et  quel- 
quefois se  resserre  complètement.  Lorsque  l’animal  est  épuisé,  la 
circulation  marchant  très-faiblement,  les  courants  interrompus 
l’arrêtent  complètement.  (Legros  et  Onimus.J 


CHAPITRE  V 


Des  applicsiions  da  microscope  max.  recherches  médico-légales. 

844.  L’emploi  du  microscope  a déjà  éclairé  plus  d’un  point  de 
médecine  légale. 
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Dans  tous  les  tissus,  les  éléments  anatomiques  ont  des  carac- 
tères parfaitement  déterminés  qui  permettent  de  les  distinguer  les 
uns  des  autres  à tous  les  âges  de  la  vie  intra  et  extra-utérine.  Le& 
liquides  de  leur  cété,  les  différentes  humeurs  do  l’économie,  ren- 
ferment, non-seulement  des  parties  élémentaires  qui  leur  sont  pro- 
pres, visibles  seulement  à l’aide  du  microscope , mais  il  en  est 
qui  contiennent  souvent  encore  quelques-uns  des  éléments  de  la 
surface  des  muqueuses  sur  lesquelles  elles  sont  versées  et  qu’elles 
entraînent.  Tels  sont  les  épithéliums  qui  sont  en  voie  continuelle 
de  renouvellement,  et  qui  différent  les  uns  des  autres,  d’une  région 
du  corps  à l’antre,  et  dont  par  suite  l’origine  peut  être  facilement 
déterminée. 

La  structure  et  la  di.sposition  des  éléments  anatomiques  étant 
bien  connues,  nul  caractère  n’est  plus  sûr  pour  déterminer  la  na- 
ture des  divers  tissus  et  humeurs  du  corps.  C'est  en  ce  sens  que 
l’examen  à l’aide  du  microscope  donne  des  résultats  plus  certains 
que  tous  les  autres  moyens  d’investigation  en  médecine  légale, 
comme  en  anatomie  pathologique. 

En  effet,  il  fait  voir  directement  les  parties  constituantes  organi- 
sées de  ces  tissus,  et  non  point  les  réactions  provenant  de  leur  dé- 
composition chimique,  comme  le  font  la  plupart  des  moyens  em- 
ployés jusqu’à  présent.  Or,  nous  le  répétons,  rien  dans  les  corps, 
soit  inorganiques,  soit  d’origine  végétale,  par  exemple,  ne  peut 
être  confondu  avec  les  éléments  anatomiques  organisés  des  ani- 
maux, lorsqu’on  tient  compte  de  leur  structure  propre,  de  leurs 
caractères  chimiques,  physiques,  de  leur  forme,  etc.  Mais  il  n’en 
est  pas  de  même  si,  au  lieu  d’observer  les  parties  constituantes 
des  tissus  et  des  humeurs , on  agit  sur  les  produits  de  leur 
décomposition,  comme  il  arrive  dans  les  analyses  chimiques  de 
ces  parties. 

Un  avantage  non  moins  considérable  de  l’examen  microsco- 
pique, c’est  que,  si  minime  que  soit  la  quantité  de  matière  à exa- 
miner, il  n’y  a point  là  pour  le  microscope  obstacle  à une  démon- 
stration complète.  Ce  que  la  chimie  ne  peut  leconnailre,  faute  de 
quantité  ou  de  réactions  spéciales  et  tranchées,  peut  être  déter- 
miné avec  toute  certitude  par  l’examen  microscopique.  Tel  est  le 
cas,  par  exemple,  des  petites  lamelles  d'épiderme  ou  des  portions 
de  tissu  graisseux,  etc. 

Ajoutons  qu’il  n’y  a d’autres  limites,  au  nombre  des  applications 
de  ce  moyen,  que  le  nombre  des  tissus  et  des  humeurs  du  corps 


Digilized  by  Google 


748  EMPLOI  DU  MICROSCOPE  EN  MÉDECINE  LÉGALE. 

(le  rhonimc  et  des  divers  animaux.  Les  mucus,  le  sperme,  le  sang, 
la  bile,  le  méconium,  les  matières  fécales  ou  rejetées  par  les  vo- 
fnissements,  la  cervelle,  la  peau,  les  muscles,  la  graisse,  etc.,  ont 
tous  leurs  éléments  anatomiques  distinctifs,  et  que  le  microscope 
fait  reconnaître  avec  certitude.  Il  est  constant  que  l'identité  des 
vêtements,  la  distinction  entre  les  cheveux  et  les  poils  d’animaux 
ou  les  filaments  végétaux,  la  comparaison  de  fragments  de  bois,  de 
papiers,  etc.,  sont  autant  de  problèmes  dont  la  solution  est  de- 
venue, non-seulement  susceptible  de  précision,  mais  encore  facile, 
pour  quiconque  a fait  les  études  d’anatomie  générale  de  l'homme, 
et  des  plantes  à l’aide  du  microscope  ; pour  quiconque  possède 
des  notions  suffisants  sur  la  structure  normale  des  difl’érenls  élé- 
ments anatomiques  dont  se  composent,  soit  le  corps  humain,  soit 
les  différents  êtres  des  régnes  animal  et  végétal'. 

Tout  ce  qui  touche  à l’emploi  du  microscope  dans  ces  recher- 
ches, ne  diffère  pas  de  ce  que  l'on  doit  faire  pour  déterminer  les 
caractères  de  ces  éléments  anatomiques  et  de  ces  tissus  dans  les 
études  ordinaires.  Il  n’y  a donc  pas  lieu  de  revenir  ici  sur  ce  qui  a 
été  exposé  précédemment  (chapitre  ii  et  ni  de  cette  section).  Tou- 
tefois, chaque  espèce  de  tache  demande  en  général  à être  ramollie 
d’une  manière  particulière  pour  que  l’examen  en  soit  possible.  Il 
eu  est  parfois  ainsi  des  fragments  de  tissu,  etc. 

Comme  toutes  ces  indications  spi'iciales  se  relient  toujours  sous 
plusieurs  rap|iorts  à la  description  des  caractères  extérieurs  des 
taches,  etc.,  d'une  part,  et  de  l'autre  aux  questions  médico-légales 
posées  à l’expert,  elles  ne  sauraient  être  données  ici  sans  que  nous 
soyons  bientét  'Conduits  à reproduire  ce  qui  se  trouve  dans  les 
Traités  modernes  de  médecine  légale.  Nous  renvoyons  par  consé- 
quent é ces  Traités,  et  particulièrement  à la  9’ édition  (1869)  de 
celui  de  Briand  et  Chaiidé',  qui  est  celui  de  tous  dans  lequel  se 
trouvent  le  mieux  développées  toutes  ces  questions*. 


* Voycî  Robin  et  Tnrdieu,  Aniiftlrs  tVhyfjirne  puhli(/ur  et  dt"  médecine  Irgate. 
Paris,  1857,  in-8",  t.  VII,  p.  10. 

*ün  pourra  coiisullcr  aussi,  comme  exemples  à l'appui  de  ce  qui  vient  d’iMre 
dit,  sur  la  nianlio  à .suivTC  pour  arriver  à dt'*lprmiii«T  la  nalure  dc»stisi<us  cellu- 
laire ou  lainiiieux  , adipeux,  ainsi  que  des  poils,  etc.:  Ch.  Rohiii.  Maunmiry  et 
Salinoii,  etc.  {Atnialetd'injyiètie,  Paris,  1858,  iii-8*,  l.  X p. -iO'.*).  Kxameii  iii6- 
dico  légal  d’une  tache  cmisidérée  coimue  de  nature  sanguine  et  qui  renfermait 
du  tis-su  adi(MMiX.  Comparaison  iiit*dico-lôga!e  de  taches  de  sang  d'origine  diverse 
{ibid.,  p.  p.  4'il).  Examen  loinparalif  de  cheveux  de  provenances  diverses  (rTnW., 
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Notons  du  reste  que  déjà  depuis  longtemps  Dujardin  {Observateur 
au  microscope,  Paris,  1843,  p.  31  G,  Applications  du  microscope  à 
la  médecine  légale)  avait  spécifié  <(uc  la  seule  marche  à suivre  dans 
les  expertises  est  de  recourir  à l’emploi  du  microscope,  quand  les 
matières  à examiner  sont  en  trop  minime  quantité.  11  avait  déter- 
miné comme  étant  exclusivement  du  ressort  de  la  micrographie  la 
détermination  de  la  nature  des  taches  de  sang  et  de  spenne,  celle 
de  l’idcnlité  des  poils  et  des  cheveux,  des  fibres  végétales  des  vête- 
ments ou  antres.  Il  proposait  de  gonfler  et  d’isoler  les  globules  du 
sang  en  humectant  les  taches  de  sang  avec  la  dissolution  de  blanc 
d’œuf  et  avait  noté  qu’on  pouvait  ainsi  arriver  à bien  distinguer 
ceux  de  l’homme  de  ceux  du  sang  des  oiseaux  et  des  reptiles. 


TROISIÈME  SECTION 

DE  L'EMPLOI  DU  MICROSCOPE  DANS  L’ÉTUDE  DES  ANIMAUX  MICROSCOPIQUES 

845.  Tous  les  animaux  sans  exception  passent  par  l’état  d’œuf 
et  sont  par  conséquent,  pendant  une  période  au  moins  de  leur  exis- 
tence, invisibles  à l’œil  nu.  Il  est,  par  suite,  de  toute  nécessité  de  se 
servir  alors  du  microscope  pour  les  observer,  pour  voir  la  confor- 
mation et  la  structure  de  leurs  divers  organes.  Nous  avons  indiqué 
à diverses  reprises  (pages  336  et  726)  comment  en  général  on  doit 
procéder  A l’examen  de  ces  êtres  microscopiques  et  de  ceux  qui, 
sortis  de  l’œuf,  passent  encore  par  diverses  phases  évolutives  pen- 
dant la  durée  desquelles  ils  restent  invisibles  ou  peu  nettement  visi- 
bles sans  l’emploi  des  instruments  grossissants.  (Voy.  p.  553, g 498.) 

Il  en  est  à plus  forte  raison  ainsi  lorsqu’il  s'agit  des  animaux  qui, 
comme  les  acariens,  les  rotifères,  divers  crustacés,  des  annélides, 
des  vers,  les  animaux  infusoires,  restent  invisibles  ou  à peine  aper- 
cevables  à toutes  les  périodes  de  leur  vie,  autrement  qu’à  l’aide  du 
microscope  ‘. 

p.  43i)i  Robin  et  S.nlmmi.  Examen  de  taches  de  sang  liiimain  données  comme 
formées  jvir  du  sang  de  canard  {ibiil.  I8j6).  Pour  les  applications  du  microscope 
h la  rccluîrclio  des  poisons,  en  toxicologie,  voy.  ci-uprès  le  cliapilrc  i de  la  V* 
section. 

* C‘est  dans  les  traités  de  Joblot  (1712-17511,  do  Hooke  (1665-1745),  de  Baker 
(1755-1769’,  de  Lcdcrmullcr  (1703),  d’Adanls  (G.  Adams,  Microçrapftia 
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CHAPITRE  PREMIER 

ÉlailA  dea  «nimanx  articulé*  «t  «aiialéa. 

846.  On  trouve  chez  tous  les  préparateurs  d’objets  microscopi- 
ques, ut  en  particulier  chez  tl.  Bourgo^me  jière  et  chez  Mil.  Bour- 
gogne fils  en  pariiculier,  un  nombre  considérable  de  préparations 
de  toutes  sortes  d'insectes,  d'araclinidcs,  de  crustacés,  de  larves 
diverses,  d'annélides  et  de  vers  de  petit  volume  conservés  en- 
tiers, tels  que  des  puces  et  leurs  larves,  etc.,  etc.  On  y trouve  un 
nombre  plus  considérable  encore  de  préparations  destinées  à mon- 
trer l'organisation  de  la  bouche,  des  pattes,  des  téguments,  des 
poils,  des  écailles,  des  organes  génitaux,  des  trachées  dans  les  di- 
vers ordres  de  chacune  de  ces  classes,  aux  diverses  phases  de  larve, 
de  nymphe  et  d'animal  parfait  par  lesquelles  passent  ces  invertébrés. 

Les  trachées  sont  des  tubes  subdivisés  qui  peuvent  avoir  depuis 
une  épaisseur  qui  les  rend  visibles  à l'œil  nu  jusqu’à  O™”', 001  seule- 
ment. Ces  tubes  se  distinguent  bien  par  la  couleur  noirâtre  que 
sous  le  microscope  leur  donne  l’air  qui  les  remplit  (voy.  p.  464-465) 
et  par  l'épaississement  spiral  de  leur  paroi  chitineusc  qui  leur 
donne  l’aspect  strié  en  travers.  Leur  teinte  noire  disparait  après 
quelque  temps  de  séjour  dans  les  liquides  fcqnservateurs  des 
préparations,  parce  que  ceux-ci  remplacent  l’air  qu’ils  contenaient. 
Toutes  les  préparations  des  tissus  et  des  organes  des  articulés,  faites 
comme  nous  l'avons  vu  dans  la  section  précédente  et  celles  des 
très-petits  articulés  entiers  (fig.  215,  p.  756)  montrent  ces  conduits 
et  leur  subdivisions  entre  les  éléments  anatomiques,  à leur  surface; 
car  les  trachées  ne  pénétrent  pas  dans  la  substance  même  des  élé- 
ments. 

La  résistance  de  la  chitine  aux  actions  décomposantes  rend 
facile  l'exécution  et  la  conservation  de  ces  préparations  que 

Irata.  Ixindon,  1746,  petit  in-i’,  avec  planches  et  atlas  petit  in-lolio.  1787),  qu’il 
faut  clierchei-  l.'i  description  des  nomlireiises  sortes  de  iwlr-objets  (Johlot), 
de  jt'mrn  à tenir  (voy.  p.  25| , pnrte-pmccUrs,  etc.,  dostini-s  à saisir  les  petits 
animaux  et  i les  placer  sous  la  loupe  lixée  au  pnrtc-loupr,  sous  la  lentille  des 
mirroscoprs  orilinaires  unicenirlê  (Joblot),  .i  une  seule  lentille,  a deux  lentilles 
convexes  ou  plan  convexes  [loiiprs  îles  horlogrrt  et  loupes  des  graveurs  actuelles^, 
nu  encon^  à trois  lintilles  biconvexes,  savoir,  Voculaire  (verre  supérieur  de 
l'oculain;  actuel  , le  rn  re  du  milieu  (verre  de  cliainp  actuel)  et  la  lenlillc  l'ob- 
jectif de  nus  niicroscnj)cs';. 
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l'on  est  souvent  appelé  à faire  à l’occasion  de  recherches  scien- 
tifiques ou  par  curiosité.  L'étalement  convenable  des  parties, 
tout  en  maintenant  leurs  rapports  essentiels,  offre  quelques  dif- 
ficultés. Ces  préparations  se  font,  comme  il  a été  dit  précédem- 
ment (pages  .ï.’iG  et  386,  g 549),  d'une  manière  générale  et  se  prê- 
tent pour  la  plupart  à l'emploi  de  la  térébenthine  du  Canada 
comme  véhicule.  (Voy.  p.  369.)  Vouloir  entrer  dans  les  détails  que 
comporte  chaque  ordre  de  préparations,  nous  conduirait  au  delà 
de  toutes  limites  acceptables. 

Du  reste,  les  données  qui  suivent  et  qui  se  rapportent  principa-  • 

Icment  à la  préparation  des  acariens,  .sont  applicables  également  à 
celle  d'un  grand  nombre  d'insectes  de  petit  volume,  tels  que  les 
poux,  les  puces,  les  liothés,  les  larves  de  beaucoup  de  ces  petits 
insectes,  les  pucerons,  les  petits  crustacés,  etc.,  se  préparent  éga- 
lement de  la  même  manière. 

Indépendamment  des  recherches  sur  l’histoire  naturelle  et  l’or- 
ganisation des  acariens,  qui  ne  sauraient  être  faites  sans  l’aide 
du  microscope,  il  est  plusieurs  maladies  parasitaires  des  animaux 
et  des  plantes  dont  la  nature  ne  peut  être  déterminée  que  par 
l’examen  microscopique  des  animaux  de  cet  ordre  qui  les  cau- 
sent, ou  par  celui  des  croûtes  et  autres  productions  accidentelles 
retenant  leurs  œufs,  les  enveloppes  provenant  de  mues  succes- 
sives, etc. 

847.  Beaucoup  d’acariens  sont  visibles  à l’œil  nu,  mais  les  ca- 
ractères essentiels  qui  les  distinguent  ne  sont  saisissables  qu’à  un 
pouvoir  amplifiant  assez  considérable.  Comme  le  microscope  a 
pour  but  de  rendre  perceptibles  des  objets  qui  ne  le  sont  pas  sans 
son  emploi,  ou  certaines  particularités  invisibles  sans  cela  dans 
les  objets  que  nous  apercevons,  le  pouvoir  amplifiant  qu'il  faut 
adopter  pour  ces  éludes,  doit  toujours  être  proportionné  à la  peti- 
tesse des  animaux  à observer.  Les  pouvoirs  amplifiants  néces- 
saires pour  étudier  les  sarcoptes  par  exemple,  sont  ceux  de  150  à 
250  diamètres  environ.  La  structure  de  leur  tête  et  de  quelques 
parties  des  pattes  exige  des  grossissements  de  400  à 500  diamè- 
tres. (Objectifs  2 et  3 d’une  part,  puis  4 et  5 d’autre  part;  oculaires 
1 , 2 et  3 des  microscopes  de  Nachet.) 

L’importance  intrinsèque  et  comme  caractères  zoologiques  de 
certaines  dispositions  anatomiques,  a été  méconnue  et  a fait  né- 
gliger la  recherche  de  ces  dernières.  C'est  ainsi  que  la  disposition 
aTinelée  de  certaines  parfies  du  corps,  leur  symétrie  bilatérale. 
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ainsi  que  celles  de  divers  poils,  elc.,  n’onl  pas  toujours  été  notées 
lorsqu’elles  existent.  De  même  encore  plusieurs  auteurs  ont  né- 
gligé de  faire  connaître  successivement  et  séparément  la  face  dor- 
sale et  la  face  ventrale  de  ces  arachnides.  Comme  ces  animaux  sont 
très-petits,  transparents,  cl  ne  peuvent  être  bien  étudiés  qu'à  l'aide 
de  la  lumière  transmise,  on  aperçoit  eh  même  temps  les  organes 
de  la  face  dorsale  d’une  manière  très-nette  et  ceux  de  la  face  ven- 
trale plus  vaguement  ou  vice  versa.  De  là  est  venu  que  souvent  on 
trouve  les  deux  faces  du  corps  représentées  sur  un  môme  plan  par 
une  seule  figure.  Sans  parler  de  la  difficulté  qu’on  éprouve  alors 
pour  étudier  ces  dessins  d'animaux  si  riches  en  détails  anatomi- 
ques, il  en  est  résulté,  en  outre,  que  parfois  des  organes  situés 
sur  le  dos  ont  été  indiqués  comme  appartenant  à la  face  ventrale 
ou  vice  versa,  surtout  lorsque  l’animal  avait  été  aplati  avant  d'être 
dessiné. 

L’animal  doit  être  représenté  comme  ou  le  fait  pour  les  autres 
articulés,  c’est-à-dire  vu  par  sa  face  dorsale  d’une  part  et  par  sa 
face  ventrale  d’autre  part.  Pour  l'examiner,  on  le  placera  dans  de 
la  glycérine  pure  ou  étendue  d’eau  ou  d’acide  acétique.  Ce  liquide 
rend  transparents  les  tissus  et  fait  ressortir  avec  la  plus  grande 
netteté  les  parties  du  squelette,  les  plis  et  les  saillies  du  tégument, 
les  poils  et  leurs  tubercules  basilaires,  etc.  On  évite  ainsi  l'obliga- 
tion d'aplatir  l'animal  pour  le  bien  étudier  et  les  déformations  qui 
résultent  de  son  aplatissement.  Bien  que  la  transparence  du  corps 
fasse  qu'on  aperçoit  à la  fois  sur  le  même  individu  le  dos  et  le 
ventre,  on  distingue  facilement  par  quelques  tours  de  la  vis  mi- 
crométrique ce  qui  appartient  à l’une  et  à l’autre  des  faces  du 
corps.  Mais  l’examen  des  divers  organes  est  bien  plus  précis  et 
plus  rapide  quand  on  observe  directement  la  face  du  corps  qui  les 
porte.  (Voy.  § 290,  p.  22-4.)  La  glycérine  ne  s'évaporant  pas  per- 
met de  garder  la  préparation  aussi  longtemps  qu’il  est  néces- 
saire, et  de  retourner  la  lame  de  verre  que  porte  celle-ci  tantôt 
d’un  côté,  tantôt  de  l’autre,  pour  faire  cet  examen. 

En  ce  qui  concerne  l’aniiual  qu'il  s’agit  de  représenter,  le  dessin 
|K'ul  être  exécuté  de  deux  manières  : 1"  en  figurant  l’objet  qu’on 
veut  faire  connaître  dans  les  situations  accidentelles  où  les  manœu- 
vres de  la  préparation  le  placent  toujours  et  qui  varient  un  peu 
d'un  cas  à l’autre;  en  dessinant  les  accidents  avec  la  réalité  ; 2”  en 
représentant  les  objets  d'après  un  ensemble  ou  une  succession  de 
préparations,  tels  que  l’étude  a montré  qu’ils  sont  en  dehors  dos 
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accidents  de  préparation,  variant  d’un  cas  à l’autre  ; en  représen- 
tant les  organes  tels  que  l’étude  a prouvé  qu’ils  sont  constitués, 
mais  non  tels  que  certains  hasards  de  préparation  les  montrent. 

Quelques  auteurs  adoptent  la  première  manière  de  procéder,  qui 
est  celle  que  suivent  aussi  tous  les  commençants,  en  donnant  pour 
raison  que  les  dessins  anatomiques  étant  faits  d’après  nature  doi- 
vent représenter  les  choses  telles  qu’on  les  voit.  Beaucoup  consi- 
dèrent môme  comme  plus  exacts  que  les  autres  les  dessins  dans 
lesquels  la  représentation  des  organes  est  compliquée  par  celle  des 
objets  que  le  mode  d’examen  qu’on  est  obligé  de  choisir  fait  voir 
en  même  temps  qu’eux.  Mais  en  procédant  ainsi,  l’animal  est  figuré, 
non  tel  qu’il  est  habituellement,  mais  tel  qu’on  l’a  plus  ou  moins 
aplati,  déformé,  etc.;  de  telle  sorte  qu’on  ne  retrouve  jamais  en- 
suite une  préparation  semblable  à ce  dessin  qui  est  donné  comme 
semblable  à la  nature  ; en  effet,  les  moyens  employés  pour  faire 
les  observations  modifient  toujours  les  organes  sous  quelques  rap- 
ports. Lorsque,  sous  prétexte  de  représenter  la  nature,  on  figure 
ainsi  les  déformations  ou  ruptures  qu’on  a causées  en  cherchant  à 
voir  un  organe,  on  agit  comme  le,  feraient  les  dessinateurs  qui,  en 
anatomie  descriptive,  reproduiraient  les  coups  de  scalpel  donnés 
trop  profondément  pendant  la  dissection  d’un  muscle  ou  les  lam- 
beaux de  tissu  adipeux  qui  peuvent  y rester  adhérents. 

Or,  comme  le  résultat  général  des  études  anatomiques  et  zoolo- 
giques est  de  montrer  en  définitive  : 1“  qu’il  y a régularité  et  sy- 
métrie déterminées  dans  la  disposition  des  organes  ; 2°quc  les  rap- 
ports entre  ces  derniers  sont  constants,  même  dans  les  cas  d’ano- 
malie ; que  les  déformations  qui  surviennent  parfois  durant  certaines 
phases  de  l’évolution  naturelle  ont  elles-mêmes  une  conttanle  au 
milieu  de  leurs  variations;  le  mieux  est  donc  de  figurer  les  objets 
anatomiques  sous  ces  aspects,  bien  qu’ils  soient  presque  toujours 
un  peu  dérangés  par  les  moyens  employés  pour  les  voir. 

Du  reste,  les  dissections  faites  pour  vérifier  des  recherches  mon- 
trent plus  souvent  une  régularité  des  organes  égale  à celle  des  figures 
qu’elles  ne  conduisent  é retomber  sur  la  déformation,  due  à la  pré- 
paration, qu’on  peut  avoir  choisie  pour  type  du  dessin  en  suivant  la 
méthode  opposée.  Comme  somme  toute,  le  résultat  de  l’étude  est  de 
montrer  l’existence  d’une  régularité  et  d’un  ordre  déterminés  dans 
la  constitution  d’un  organe  ou  dans  un  animal  entier,  il  est  certain 
qu’il  faut  suivre  les  indications  de  cet  ordre  pendant  l’exécution 
des  figuivs;  c’est  lui  qui  donne  le  type  du  dessin,  type  autour  du- 
C.  houx.  Microscope.  ' 48 
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quel  viennent  osciller  en  quelque  sorte  les  dérangements  dont 
nous  venons  de  parler.  Cela  vaut  mieux  sans  aucun  doute  que 
de  fixer  par  le  dessin  une  déformation  accidentelle,  fût-ce  même 
la  plus  habituellement  produite;  cette  dernière  manière  de  faire 
laissant  toujours  au  lecteur  l'obligation  de  rétablir  par  l'esprit  la 
symétrie  naturelle,  quand  elle  est  négligée  par  le  dessinateur. 

Étude  microscopique  des  Acariens. 

848.  Les  médecins  et  les  vétérinaires  sont  fréquemment  appelés 
à observer  des  acariens  autres  même  que  ceux  qui  sont  parasites. 
Vivant  dans  des  objets  qui  servent  à des  usages  journaliers,  il  n’est 
pas  rare  de  les  rencontrer  sur  des  plaies,  sur  des  pièces  à pansement 
ou  dans  diverses  déjections.  Ce  sont,  dans  ce  cas,  des  enveloppes 
provenant  de  leurs  mues  qui  ont  été  portées  dans  les  vases,  etc. , avec 
des  poussières. 

A chaque  mue,  en  effet,  leur  enveloppe  chitineuse  extérieure  est 
abandonnée  en  conservant  jusque  dans  les  moindres  détails  les  dis- 
positions anatomiques  caractéristiques  de  l'animal  ; elle  ne  s’en 
distingue  que  par  une  transparence  extrême  et  par  une  légèreté 
qui  lui  permet  d’éti'c  emportée  comme  les  particules  de  poussière 
les  plus  petites.  Aussi  trouve-t-on  ces  enveloppes  ou  leurs  frag- 
ments plus  souvent  encore  que  l'animal  entier  ; mais,  en  raison  des 
particularités  queje  viens  de  mentionner  plus  haut,  la  connaissance 
des  caractères  de  l'un  entrainc  celle  des  autres.  Il  importe  plus  au 
médecin  qu'on  ne  le  croit  généralement  d'être  bien  pénétré  de  ces 
caractères.  Comme  il  existe  des  affections  parasitaires  animales 
chez  l'homme,  il  faut  que  le  médecin  ne  confonde  pas  avec  le  sar- 
copte de  la  gale,  etc.,  acariens  qui  ne  se  trouvent  sur  nous  qu’acci- 
dentellement  et  ne  peuvent  vivre  que  peu  de  temps  sur  la  peau  ou 
sur  les  vêtements  sans  s'y  reproduire.  D’autre  part,  j'ai  vu  combien 
est  grand  le  nombre  de  ceu.x  qui  croient  que  tous  les  accidents 
singuliers  pour  eux,  et  dont  ils  ne  peuvent  se  rendre  compte,  sont 
dus  à la  présence  de  quelque  parasite,  jouant  en  quelque  sorte  le 
rûle  de  poison  ou  de  matière  virulente.  11  faut  non-seulement  re- 
pousser ces  croyances  illusoires,  mais  encore  pouvoir  distinguer 
les  acariens  les  uns  des  autres  , afin  de  ne  pas  considérer  comme 
parasite  quelque  articulé  vivant  habituellement  sur  les  objets  ina- 
nimés qui  nous  entourent,  tels  que  les  Tyroglyphes  qui  viennent 
du  fromage  ((ig.  194),  de  diverses  poussières,  etc. 
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849.  Pour  étudier  et  préparer  les  acariens,  il  faut  savoir  que 
tous  les  individus  présentent,  pendant  la  durée  de  leur  existence 
liors  de  l'œuf,  trois  états  qui  se  montrent  brusquement  après  une 
mue  et  chacun  d’une  durée  différente,  bien  que  variable  selon  les 
conditions  de  température,  etc.  Les  œufs  sont  des  corpuscules 
ovoïdes  plus  ou  moins  allongés,  quelquefois  un  peu  aplatis  d'un 
cété,  à enveloppe  lisse  ou  grenue,  qui  se  trouvent  souvent  mêlés 


aux  individus  déjà  eclos  et  se  voient  dans  leur  corps  ou  avec  eux 
dans  les  préparations  qu'on  en  fait. 

Le  premier  état  des  individus  éclos  est  celui  de  larve  (de  Geer), 
toujours  hexapode,  que  présente  (tlg.  195,  b)  l’animal  en  sortant  de 
l’œuf.  11  est  caractérisé  par  le  volume  de  l’Arachnide,  qui  est  tou- 
jours moindre  que  dans  les  phases  ultérieures  de  l'évolution.  Bien 
que  sa  forme  soit  dans  le  plus  grand  nombre  des  types  analogue 
d’une  espèce  à l’autre,  les  formes  caractéristiques  ne  commencent 
à se  dessiner  qu’ après  les  autres  mues  et  particulièrement  lors  de 
celle  qui  met  à découvert  les  organes  sexuels. 

La  deuxième  état  est  celui  de  nymphe  (Dugès)  (fig.  196).  Il  com- 


■ Tyrtglyphut  longior.  Gerv.nis,  vu  de  dos.  Il  vit  sur  diverses  sortes  de  fromages, 
do  r^rinos  altérées,  etc.,  avec  le  T.  Siro,  L. 

••  l.arvc  de  Tyro^lyphc.  vue  de  face.  a.  Appendice  en  massue,  particulier  à celle 
phase  évolutive  des  Tyrogltjphu^.  b U Iroisit'ine  paire  de  pattes,  c.  Le  rostre  d.  L'a 
mis.  e.  Poil  latéral,  f.  La  deuxième  paire  de  pattes. 


Digitizod  by  Googl» 


756 


ETATS  SUCCESSIFS  DES  ACARItSS. 


prend  les  acariens  octopodes  impubères  (Dugès),  c'esl-à-dire  ceux 
qui  ne  sont  pas  encore  pourvus  d’organes  sexuels.  Ils  se  ressem- 
blent souvent  encore  beaucoup  quel  que  soit  l’espèce  et  même  le 
genre  auquel  ils  appartiennent.  Lcsmues  ultérieures  montrent  seules 


qu'ils  appartiennent  à des  espèces  dilTèrentcs.  On  ne  constate  sur 
eux  aucune  dilTèrcncc  entre  ceux  qui  seront  de.s  mâles  et  ceux  qui 
seront  des  femelles.  Aussi  sont-cc  les  individus  qui  sont  sous  cette 
forme  qu’on  trouve  le  plus  abondamment,  et  souvent,  quelque  soit 
le  nombre  de  ceux  qu'on  voit , il  n'y  a parmi  eux  aucun  de 
ceux, qui  sont  sexués;  ces  derniers  n'existant  plus  ou  le  passage  de 
quelques-uns  d’entre  eux  à l’état  sexué  ne  devant  s’opérer  qu’à  une 
période  plus  avancée  de  la  saison  dans  laquelle  on  se  trouve.  Ce 


* ChryUlus  erudttuâ,  talr.,  \ l’éUl  tic  nympliCi  vu  de  face  pour  monlrri'  l'ahaenec 
des  onfaiips  feroellos.  a.  Le  rostre,  h.  Palpes  loaitUaires  et  leurs  np|»endir(*s.  C.  Saillie 
de  la  |tarlic  postérieure  du  ror{»s  un  peu  en  arriére  de  l'anus.  Des  tMtrtU  du  maire  des- 
cendent de  chaque  cdlé  de  la  ligne  médiane*  deux  paires  de  trachées  que  rend  noi* 
râlrc  Pair  qui  les  remplit.  (Voy.  aussi  p*  îGa.  Og.  %00.) 
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fait  est  commun  pour  les  Cliej  téics,  les  Argas,  les  Gamases,  quel- 
ques Sarcoptides. 

Le  troisième  des  états  dans  lequel  on  peut  trouver  les  aca- 
riens est  VéUit  adulte 
ou  pubère,  qui  com- 
prend les  individus 
octopodes  sexués.  Or, 
non-seulement  cette 
forme  embrasse  dans 
chaque  espèce  les 
individus  mâles  (fig. 

197)  et  les  individus 
femelles,,  souvent  fort 
différenls  les  uns  des 
autres,  comme  chez 
les  Sarcoptides,  mais 
encore  les  femelles 
des  Sarcoptides  avi- 
coles passent  par  deux 
formes  distinctes 
qu'on  rencontre  tou- 
jours réunies  et  vi- 
vant ensemble. 

Ce  sont  : 1°  les 
femelles  accouplées 
(fig.  198,  a),  ressem- 
blant beaucoup  aux 
nymphes  et  n'ayant 
pas  encore  des  orga- 
nes générateurs  ex- 
ternes {vulve},  ni  de  stemite  en  fer  à cheval  ou  semi-lunaire 
mais  possédant  des  organes  d'accouplement  chez  certaines  espèces; 
2“  les  femelles  fécondées,  sortant  par  une  mue  consécutive  à l'accou- 
plement, de  l'enveloppe  du  précédent  état,  ont  une  conformation 
et  des  dimensions  très-différentes  de  celles  des  premières,  d'une 
part,  de  celles  des  mâles,  d'autre  part;  elles  sont  pourvues  des  or- 

ProctophyUoftâs  glnniinrinns.  Ch.  H.  p(  Koch.  fPprmaleichus  glandarinus.  Koch) 
Le  mâle  pris  sur  le  Geai  et  le  Gros-Uec.  .K  droUe  csl  repn^senté  isolément  l’oryane 
male  du  Proclophyll(nh$  profusus  (Ch,  Hobin),  vivant  sur  le  moineau,  la  JinoUc  et 
beaucoup  d'autres  passereaux. 
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Pif.198.— <1.  Pem«llfl  accouplée  du  Proctophyllode»  glaïutarimui,  uns  organes  sexuelt, 
traînant  au-dessous  d'elle  un  mile  b qui  lui  est  flxé  et  dont  on  voit  le  pénis  sur  U 
ligna  rtiédiant  du  corps.  Dessin  de  Lackerbauer. 
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ganes  sexuels  (vulve),  avec  les  pièces  solides  qui  l’accompa- 
gnent (flg.  199),  tels  que  le  sternite  en  fer  à cheval,  etc.  ; elles 


Fig.  199.  — Femelle  fécondée  de  l'espèce  précédente  montrant  la  vulve  longitudinale 
aurmontée  d'un  sternite  en  fer  à cheval  et  en  b deux  longs  appendices  postérieurs,  etc. , 
que  n'ont  pas  les  femelles  accouplées,  a.  Poil  latéral  avec  un  piquant. 

montrent  souvent  un  ou  plusieurs  œufs  visibles  dans  l'abdomen. 
Les  mâles  et  les  femelles  sexuées  ne  subissent  plus  de.  mues. 
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850.  Ceux  de  ces  animaux  dont  le  volume  atteint  ou  dépasse  une 
longueur  de  1 millimètre  doivent  être  préparés  dans  la  térébenthine 
du  Canada,  en  procédant  comme  il  a été  dit  plus  haut  (p.53Get385). 
(juand  leurs  pièces  squelettiques  sont  de  teinte  foncée,  comme  chez 
les  Oribates,  les  Ixodes,  beaucoup  de  Gamases,  diverses  Aranéides 
de  petit  volume,  etc.,  ce  véhicule  est  particulièrement  utile  en  rai- 
son de  la  transparence  qu'il  donne  à ces  parties. 

Il  est  souvent  utile  de  vider  les  animaux  précédents,  comme  le 
font  les  préparateurs  d'objets  microscopiques,  ce  que  l'on  exécute 
en  les  comprimant  graduellement  entre  le  porte-objet  et  la  lamelle 
mince;  car  autrement  ils  ne  sont  pas  assez  transparents  pour  que 
tous  les  détails  qui  doivent  être  étudiés  soient  bien  visibles.  Néan- 
moins, il  faut  toujours  en  préparer  en  les  laissant  dans  leur  état 
d'intégrité,  et  de  manière  à les  observer  sur  leurs  faces  ventrales 
et  dorsales.  Quand  on  n'a  qu'un  petit  nombre  d'individus  à sa  dis- 
position, il  faut  choisir  des  porte-objets  assez  minces  pour  que  la 
préparation  puisse  être  retournée,  afin  d'étudier  le  même  animal 
sur  l'une  et  l'autre  face  alternativement,  avec  un  objectif  suffisam- 
ment puissant.  (Voy.  §^90,  p.  22A). 

r.eux  des  animaux  qui,  comme  les  Chcylettes,  quelques  Tyrogly- 
phes,  les  Carpoglyphes,  etc.,  ont  des  téguments  très-minces  et  se 
plissant  aisément  dans  les  liquides  conservateurs,  doivent  parfois 
être  vidés  et  étalés  dans  ces  derniers  à l'aide  des  instruments  par- 
ticuliers et  des  poids  qui  pressent  sur  le  couvre-objet  avant  et  pen- 
dant l’application  du  bitume.  (Voy.  p.  336  et  385.) 

Cependant,  pour  divers  de  ces  animaux,  le  mélange  d'acide  acé- 
tique et  de  glycérine,  avec  prédominance  de  l'acide  sur  cette  der- 
nière, permet  de  lesconserver  sans  plissement  ultérieur,  après  qu’on 
a déterminé  l'étalement  de  leurs  membres  par  une  pression  conve- 
nablement graduée.  La  gélatine  glycèrinée  (p.  373),  avec  addition 
d'un  peu  d'acide  acétique  au  moment  où  celle-ci  est  fondue,  permet 
aussi  d'obtenir  le  même  résultat. 

Pour  les  divers  individus  des  espèces  qui  ne  dépassent  pas  une 
longueur  de  1 millimétré  ou  environ,  comme  la  plupart  des  sar- 
coptides,  le  mélange  de  glycérine  ou  d’acide  acétique,  avec  ou  sans 
^ addition  de  sirop  de  glycose  ou  de  sucre,  suivant  la  recommanda- 
tion de  .M.  Assier  de  l'ompignan,  suflit  pour  les  conserver  avec  un 
degré  convenable  de  transparence. 

Une  légère  pression  exercée  sur  le  couvre-objet,  soit  avec  les  ai 
guilles  A dissection,  soit  avec  des  poids,  sufdt  pour  étaler  les  inem 
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brfis  de  l'animal  sans  écraser  celui-ci.  Pour  la  quanlité  de  liquide 
à employer  et  l’application  des  luts,  on  prend  les  précautions  indi- 
quées précédemment  (p.  382  à 384).  L’emploi  de  la  quantité  du 
liquide  exactement  convenable  pour  remplir  sans  déborder  le  cou- 
vre-objet,  l’espace  compris  entre  lui  et  le  porte-objet  est  une  des 
conditions  les  plus  importantes  pour  obtenir  l'étalement  dos  pattes, 
sans  écrasement  du  corps,  étalement  qui  est  une  opération  impor- 
tante de  la  préparation,  et  souvent  des  plus  difficiles  à accomplir. 

Il  est  souvent  avantageux  de  laisser  mourir  ces  acariens  dans  l'al- 
cool, mêléou  non  d'éther  ou  d’essence  de  térébenthine  rectifiée,  en- 
tre deux  lames  de  verre  un  peu  écartées,  et  de  les  y laisser  séjourner 
unquartd'hcure  au  moins  avant  do  les  soumettre  à la  préparation  dé- 
finitive. lisse  débarrassent  ainsi  des  impüretés  qu’ils  emportent  avec 
eux;  ils  étendent  régulièrementleurs  membres  par  suite  de  la  pression 
du  verre,  et  contractent  par  cette  immersion  préalable  une  grande 
tendance  à l'imbibition  immédiate  et  complète  dans  le  liquide  conser- 
vateur. Les  quelques  petites  bulles  d’air  qu’on  peut  ainsi  clore  par 
mégarde  ou  qui  restent  adhérentes  aux  animaux  et  surtout  aux  en- 
veloppes provenant  de  leur  mue,  ne  doivent  pas  préoccuper;  elles 
disparaissent  au  bout  de  quelques  jours.  Cette  dissolution  de  l’air 
se  produit  sans  l’emploi  préalable  de  l’alcool,  et  semble  tehir  à 
la  présence  de  l’acide  acétique  dans  le  liquide.  Ces  bulles  d’air  sont 
bien  plus  nombreuses  et  sont  souvent  gênantes  quand,  avant  l’ad- 
dition de  la  glycérine  acidulée,  on  a mis  les  acariens  dans  l’eau. 

11  ne  faut  pas  éliminer  des  préparations  destinées  aux  recherches 
scientifiques  les  enveloppes  chitineuses  provenant  de  la  mue  des 
individus  impubères,  parce  qu’elles  se  prêtent  par  leur  extrême 
transparence  à l’étude,  sous  de  forts  grossissements,  d’un  grand 
nombre  de  détails  anatomiques  relatifs  à la  structure  des  poils, 
des  pattes  et  du  rostre. 

Il  est  des  petits  insectes,  crustacés,  arachnides,  etc.,  qu’il  faut 
plonger  quelques  heures  dans  l'essence  de  térébenthine  ou  l’alcool  ; 
ensuite,  on  les  place  sur  la  lame  dans  une  gouttelette  suffisam- 
ment visqueuse  de  baume  du  Canada  ou  de  térébenthine  de  Venise, 
ou  même  de  vernis  copal  à l’essence  d’aspic  (page  379),  puis  il 
faut  apposer  la  lamelle,  presser  et  laisser  sécher. 

Si  on  veut  les  vider  préalablement,  pour  donner  ù leurs  tégu- 
ments une  netteté  plus  grande,  l’opération  se  fait  sur  la  platine  du 
microscope  de  disseclion,  on  pressant  doucement  l’animal  entre 
deux  lames  de  verre  dans  une  goutte  d’essence  de  térébenthine. 
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jusqu'à  ce  que  tous  les  viscères  soient  sortis  par  l’orifice  anal,  la 
bouche  ou  les  articulations  des  pattes.  Le  séjour  préalable  de  quel- 
ques heures  dans  la  térébenthine  ou  l'alcool  devient  inutile  dans 
ce  cas.  Ces  procédés  sont  naturellement  applicables  à la  prépara- 
tion des  diverses  parties  des  articulés,  tels  que  les  tarses,  les  an- 
tennes, les  poils,  les  piquants,  etc. 

851.  Dans  ces  études  on  observera  que  chez  les  acariens,  le 
rostre,  à tort  appelé  tète,  langue,  etc.,  se  compose,  ainsi  que  sur 
les  autres  arachnides  ; 1°  de  deux  mâchoires  ou  maxilles,  placées 
en  arrière,  presque  toujours  transversales,  soudées  ensemble  sur 
la  ligne  médiane  ; 2°  de  deux  palpes  maxillaires,  organes  parfois 
les  plus  volumineux  de  tous  ceux  du  rostre,  dont  ils  forment  les 
côtés,  et  qui  s'étendent  de  la  base  au  sommet;  3"  d'une  lèvre  infé- 
rieure membraneuse,  plus  courte  que  les  palpes,  et  dont  la  base 
adhère  aux  mâchoires  et  au  bord  interne  des  palpes;  la  lèvre  porte 
en  arriére  le  menton,  et  au  milieu  de  sa  face  supérieure  une  lan- 
guette ou  ligule  ; 4°  de  deux  mandibules  ordinairement  volumi- 
neuses et  conoides,  dont  l’eitrémité  dépasse  1e  bord  antérieur  de  la 
lèvre,  et  dont  la  base  adhère  au  fond  du  camérostome  ; elles  repo. 
sent  sur  la  face  supérieure  de  la  lèvre  comme  sur  un  plancher,  et 
elles  constituent  la  partie  dorsale  la  plus  épaisse  du  rostre,  dont 
les  côtés  sont  bordés  par  les  palpes.  (Ch.  Robin,  1859.) 

On  isolera  le  rostre,  et  on  le  préparera  à part  après  une  com- 
pression plus  ou  moins  forte,  pour  l’examiner  sous  les  plus  forts 
grossissements,  plusieurs  détails  de  sa  structure  ne  pouvant  être  vus 
autrement.  C’est  ce  qu’exigent  surtout  les  sarcoptes,  les  simonées, 
les  psoroptes,  etc.  Dans  les  espèces  volumineuses  , le  rostre  et  les 
pattes  ne  s’étalant  pas  convenablement  quand  on  prépare  l’animal 
entier,  il  est  nécessaire  aussi  de  le  préparer  isolément. 

Chez  les  Sarcoptides,  on  trouve  dans  toutes  les  espèces  cinq  par- 
ties pour  chaque  patte,  comme  sur  les  insectes.  Chacune  de  ces 
parties  est  constituée  sur  le  même  type,  de  la  première  à la  seconde 
paire  de  pattes,  puis  de  celles-ci  aux  deux  dernières  paires,  et  enfin 
d’une  espèce  à une  autre  espèce,  malgré  les  différences  considéra- 
bles de  forme,  d’épaisseur  et  de  longueur  de  ces  organes  dans 
chaque  genre.  Ce  sont  ; t"  la  hanche  ou  rotule;  2“  Vexinguinal  ou 
trochanter;  3“  le  fémoral  ou  cuisse.  Le  fémoral  ou  cuisse  est  divisé 
en  deux  pièces  articulées,  ainsi  que  la  jambe,  qui  alors  offre  deux 
articles,  le  génual  et  le  tibial,  chez  les  Dermanyssus,  qu’on  peut 
trouver  comme  parasites  sur  les  oiseaux  domestiques,  le  cheval  et 
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même  temporairement  sur  l'homme;  cette  disposition  porte  à sept 
articles  les  pièces  des  pattes  de  certains  acariens,  nombre  qu’on  voit 
chez  les  Aranéides  ; 4°  \a  jambe;  5°  la  pièce  solide  du  tarse  ou  pied, 
toujours  conique,  courbe  ou  allongée,  terminée  par  deux  pointes 
mousses  dans  les  Sarcoptes,  les  Psoroptes,  etc.,  chez  lesquels  elle  est 
très-courte  et  à large  base  circulaire.  Le  tarse  se  reconnaît  aux 
crochets  pectinés  ou  non,  aux  caroncules,  aux  ventouses  avec  ou 
sans  crochets,  ou  aux  longues  soies  qu'il  porte  comme  appendices 
terminaux,  et  qui  sont  caduques  dans  quelques  espèces,  telles  que 
le  Sarcoptes  mutons.  (Lanquetinet  Ch.  Robin.) 

Le  céphalothorax  offre  souvent  quatre  anneaux  distincts,  au  moins 
à un  certain  âge.  La  vulve  est  toujours  portée  par  le  troisième  an* 
neau,  et  elle  n'est  pas  située  à l’extrémité  postérieure  de  l’abdo- 
men, tandis  que  les  organes  génitaux  mâles  dépendent  du  quatrième 
anneau.  Ces  organes  sont  placés  â la  face  ventrale  du  corps. 

Les  saillies  tuberculeuses  du  tégument  sont  une  modification  de 
ses  plis  réguliers,  et  ne  sont  pas  analogues  aux  poils.  Les  vrais  poils 
offrent,  d’une  espèce  à l’autre,  des  différences  de  distribution  sur 
le  corps  et  sur  les  pattes,  différences  qu’on  peut  ramener  cepen- 
dant à un  même  type. 

Les  poils  sont  insérés  à l’aide  d’un  tubercule,  ou  d’une  petite 
plaque  tuberculeuse  circulaire,  saillante  à la  surface  du  tégument. 
Souvent  l’appendice  se  brise  au  ras  de  ceux-ci,  qui  se  présentent 
alors  sous  forme  d’une  petite  pièce  circulaire,  avec  un  point  bril- 
lant, central,  rond,  simulant  un  trou. 

Une  fois  accomplie  la  mue  qui  laisse  sortir  les  mâles  ou  les  fe- 
melles pourvus  d'organes  sexuels,  on  ne  voit  plus  s’en  produire 
d'autre.  I.e  nombre  des  mues  que  subit  chaque  individu  dans  le 
cours  de  son  existence  ne  correspond  pas  à celui  des  états  succes- 
sifs offerts  par  chaque  Arachnide.  On  voit,  en  effet,  une  mue  ou 
deux  avoir  lieu,  après  chacune  desquelles  l’animal  conserve  encore, 
soit  l'état  de  larve  hexapode,  soit  l'état  de  nymphe  impubère 
(p.  756).  Chaque  mue  est  annoncée  par  l’immobilité  dans  laquelle 
reste  l’animal.  La  première  commence  sur  beaucoup  d’espèces 
vers  le  quatrième  jour  après  l'issue  hors  de  l’oeuf  de  l’individu 
hexapode,  et  l’animal  reste  environ  trois  jours  dans  l’immobi- 
lité avant  d’abandonner  son  premier  tégument  chitineux.  Cette  im- 
mobilité est  de  trois  à cinq  jours  pour  les  autres  mues,  avec  des 
périodes  d’activité  entre  chaque  mue,  qui  sont  de  six  â dix  jours 
au  moins  sur  les  Tyroglyphes  et  les  Glyciphages. 
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On  préparera  des  individus  immobiles,  avec  leur  rostre  et  leurs 
pattes  retirés  du  tégument  qu'fis  vont  abandonner,  et  repliés  avec 
leurs  poils  sous  le  corps.  C’est  par  une  déchirure  de  la  partie  laté- 
rale ou  dorsale  du  tégument  que  l'animal  abandonne  sa  précédente 
enveloppe  chitineuse.  (Voy.  Ch.  Robin,  Compte»  rendus  des  séances 
de  r Académie  des  sciences.  Paris,  18.‘j9  et  1868.  et  A.  Fumouze, 
Thèse  sur  la  cantharide  officinale;  Paris,  1867,  in-4°,  p.  45.) 

C’est  aussi  par  une  déchirure  de  leur  carapace  entre  le  céphalo- 
thorax et  l'abdomen  que  les  Crustacés  sortent  ainsi,  avec  une  nou- 
velle coque  déjA  produite,  mais  encore  molle  et  avec  une  pellicule 
muqueuse  interposée  à la  nouvelle  et  à l’ancienne. 

L’ordre  des  Acariens  tel  qu’il  est  adopté  aujourd’hui  embrasse 
tous  les  animaux  compris  dans  le  genre  Acarus  de  Linné. 
Beaucoup  d’écrits,  même  des  plus  modernes,  parlent  souvent  des 
espèces  de  ce  genre  comme  s’il  pouvait  être  maintenu.  Mais 
il  est  très-important  de  rappeler  que  le  genre  Acarus  n’existe  plus 
en  fait  et  que  depuis  assez  longtemps  déjà  nulle  des  espèces  de  l'or- 
dre des  Acariens  n’y  rentre  ; car  les  Acarus  de  la  gale  déterminant 
des  arfcclions  cutanées  diverses  chez  les  animaux  domestiques  sont 
devenus  des  espèces  des  genres  Sarcoptes  (Latreille) , Psoroptes 
(Gervais),  Symbiotus  (Gerlach),  etc.  ; les  Acarus  du  fromage,  des 
poussières  des  collections,  des  pelleteries,  etc.,  rentrent  dans  les 
genres  Tyroglyphus  (Latreille),  CAyeiphagus  (Bering),  et  ainsi  des 
autres  (1). 

Les  Ixodes  se  distinguent  facilement  des  Sarcoptides  par  la 


* Joblol  [Denrription  de  plutUurt  nouveaux  mierotcope»,  avec  de$  obvrvationt 
xiir  une  multitude  d'insectes.  Paris,  1710,  ot  Obsei'vatious  d'histoire  naturelle. 
Paris,  17*i4,  in-4*,  1.  î,  pl.  9 et  10]  a,  sous  le  nom  de  mite  vagat)ondr^  figuré  un 
Tyroglyphc  reronnaissablc  à ses  K pattes,  au  pli  dorsal  qui  se  trouve  entre  la  2* 
et  la  3*  paire  de  pattes,  à la  forme  générale  du  rostre,  et  à la  distribution  des  poils. 
Sa  ligure  de  la  mite  domestique  est  plus  mauvaise.  Sous  le  nom  de  pou  du  serin 
de  Canarir,  il  représente  d‘une  manière  recnnnais.sablc  un  Dermautjssr;  mais, 
comme  à la  mite  prémieiile,  il  met  sur  le  rostre  des  yeux  qui  nVxistent  pas.  11 
en  est  de  même  de  I.cdermOller,  dans  sa  ligure  des  mites  du  miel,  auxquelles  il 
ne  donne  que  6 pattes,  bien  que  la  forme  du  corps,  la  disposition  des  poils  et 
du  pli  Iransvei'se  dorsal  fassent  reconnaître  aist'menl  qu'il  s’agit  là  des  Tyro- 
glypbes  (l.cdermüller,  Mihosknpische  (îemuths,  etc.  Nuremberg,  17fw,  in-4“, 
I'*  partie,  p.  C8,  pl.  33.  lig.  2).  Joblot  (p.  22.  pl.  8 ACCl  a dt'-crit  cl  représenté 
aussi  d’une  manière  reconnaissable  la  nymphe  octopode  du  Dn'inanyssus  heticis 
sous  le  nom  de  mile  de  la  limace  des  caves,  et  qu'on  trouve  également  sur  les 
escargots,  etc;  cet  animal  axait  déjà  été  vu  par  Itéaumur  [Mémoires  de  P Acadé- 
mie des  sciences,  1710). 
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lornic  des  palpes  de  leur  grosse  lèvre  hérissée,  en  forme  de 


Fig.îOO  *. 


• Nyniplfc  d’Oribalp,  tuo  par  la  force  ventrale , grossie  20ü  fois,  a,  U?  rostre,  que 
dépasse  en  avant  une  petite  lM>rJurc  membraneuse  et  Tune  des  mandibules  en  stylet, 
k.  accidentellement  saillante,  e.  Stigmate  envoyant  une  grosse  trachée  vers  le  bord  de 
la  base  du  rostre  et  une  autre  dans  l'abdomen  {/)  où  elle  se  subdivise,  l.  Sillon  trans- 
versal et  épimére  sternal  envoyant  une  branche  à ta  base  du  1*'  article  de  chacune 
des  pattes  des  i premières  paires,  b.  r*  paire  de  pattes  dont  le  5*  article  est  lenninè 
par  un  crochet.  c,g,h.  Les  pattes  fies  trois  dernières  paires  terminées  par  une  ven- 
touse dont  le  pédicule  {K)rtc  i petits  crochets,  d.  Appendice  davifurme  propre  h beau 
coup  d'Oribates,  |iortépar  les  côtés  du  corps  un  peu  en  arriére,  des  pattes  do  la  pre- 
mière poire,  m.  i‘oil  latéral,  s.  Arriére  du  corps  avec  les  poils  y attenant  et  l'anus. 
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cuiller,  el  par  leur  bouclier  dorsal,  ainsi  que  par  leurs  trachées. 

Les  Gamasides  se  distinguent  des  Sarcoptides , par  leurs  palpes 
filiformes,  à cinq  articles,  d’épaisseur  égale,  par  leurs  pattes  à sept 
articles  et  par  leurs  trachées.  Les  nymphes  de  ces  animaux  vivent 
parfois  en  parasites  sur  l'homme,  dans  les  pays  chauds,  et  aussi 
en  Europe  pendant  l’été. 

Les  Orihatides  sont  distincts  des  Sarcoptides,  par  la  dureté  de 
leur  enveloppe  extérieure  (bouclier  ou  cuirasse),  el  leurs  palpes 
à cinq  articles  velus  et  par  leurs  trachées. 

Parmi  les  Acariens  qui  peuvent  accidentellement  se  trouver  sur 
l'homme,  je  citerai  le  suivant  qui  m'a  été  envoyé  en  1867  par 
M.  le  docteur  Royet  (de  Saint-Bcnoit-du-Sault).  11  s’était  multi- 
plié en  quantité  innombrable  dans  les  tas  de  blé  nouvellement 
égrené,  el  avait  déterminé  un  prurit  ayant  duré  plusieurs  jours  sur 
les  individus  qui  maniaient  le  grain  ou  vivaient  dans  le.  voisinage 
de  ses  amas.  Un  examen  attentif  fit  voir  à M.  Royet  que  la  cause 
de  ces  accidents  était  un  parasite. 

L’étude  de  celui-ci  m’a  fait  reconnaître  que  c’était  une  nymphe 
(individu  oclopode  non  se.\ué)  ressemblant  aux  nymphes  des  Ori- 
bates.  Ici  la  plupart  avaient  une  longueur  de  0“"",20  à 0'”“‘,25  el 
une  largeur  de  O""", 08  ; une  teinte  jaune  rougeâtre  avec  un  rostre 
massif,  à mandibules  grêles  en  stylet  (fig.  200,  A). 

Bien  que  les  palpes  des  Sarcoptides  n’aient  que  trois  articles  el 
leurs  pattes  cinq,  ces  animaux  se  distin- 
guent facilement  aussi  des  Cheylétes,  qui 
sont  des  Acariens  grisâtres  d’un  volume 
qui  varie  de  trois  dixiémes  de  millimétré 
à un  millimétré  environ  ; Corps  (fig.  201  ) 
mince,  aplati  sur  le  dos  elsous  le  ventre, 
très-mou,  non  cuirassé,  sans  yeux,/w«rcn 
de  trachées  qui  sont  très-apparentes,  avec 
un  sillon  circulaire  immédiatement  en 
avant  de  la  troisième  paire  de  pattes  et 
un  autre  entre  le  corps  et  le  rostre.  Ros- 
tre énorme,  à mâchoires  inermes  por- 
Uiriiiie  grossi' 10  fois  rt  vinie  tant  de  gros  palpes  maxillaires  latéraux, 
iios  (Voy.  aussi  Og.  îu,  p.T.’».)  coiioïdes,  à tcois  articles  libres,  non  sou- 
dés à la  lèvre  ; le  dernier  article  terminé  pai-  deux  styles  peclinés 
falciformes  et  le  deuxième  par  un  seul  qui  est  mousse,  falciforme 
bi  ou  Iriluberculcux  à sa  base.  Lérre  : étroite  en  pointe,  membra- 
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neusc,  terminée  de  chaque  côté  par  un  palpe  labial  épais  muni  de 
deux  poils  à sa  face  inférieure  et  d'une  languette  lancéolée  ü sa 
face  supérieure.  Mandibules  grêles  à onglets  minces,  non  dentés. 

852.  Les  Sarcoptides  (Sundeu'al.  Conspectus  arachnûlum,  1855), 
ayant  pour  type  le  genre  Sarcopte  sont  des  acariens  sans  yeux,  ni 
trachées,  à corps  mou,  à tégument  lisse,  ou  hérissé  de  saillies  (fig. 
202,  203  et  204),  trés-finement  grenu  ou  plissé  ayant  un  rostre  ou 
appareil  buccal  pourvu  de  mandibules  propres  à diviser  ou  à pi- 
quer, reposant  sur  une  lèvre  mince,  plus  ou  moins  soudée  à des 
palpes  maxillaires  à trois  articles  ; pourvus  de  pattes  à cinq  articles 
avec  un  tarse  terminé  par  une  ventouse  avec  ou  sans  crochet,  ou 
par  un  crochet  seulement , ou  enfin  par  un  ou  deux  longs  poils 
qui  peuvent  manquer  d’un  sexe  à l’autre. 

Dans  cette  famille  rentre  les  genres  Tyroglyplie,  Glycipliage,  &ir- 


iü2.—  Sarcopteà  êcabiei  l«alreille,  femelle  Fig.  i03.  — La  même,  vue  par  le  do** 
vue  par  la  face  ventrale,  a.  OEut.  Grossie  250  fois. 


poglyphe,  Psoropte,  Symbiote,  Sarcopte*,  Demodex  ou  Simonée, 

' II.  Backer  (TAc  microscope  mode  easy,  etc.  London,  1769.  FiRh  édition, 
in-8*]  a ré]H‘t<‘  les  observations  de  Boiionio  sur  l’animalcule  des  |iustulcs  de  la 
gala  et  en  a vêrilic  l'eiactitude  sur  beaucoup  de  personnes  d'Ages,  de  sexes  et  do 
coinpiexions  divers.  Il  le  liguro  et  le  décrit  imparfaitement  [p.  16U  à 177, 
pl.  XIII,  lig.  a,  b,  c]  mais  d'une  manière  reconnaissable,  aussi  bien  que  la  mita 
du  fromage  ,p.  190).  Il  ligure  l’œuf  de  l’animalcule  de  la  gale,  mais  il  n'a  pu 
distinguer  le  mâle  de  la  femelle.  Il  dit  nettement  que  la  découverte  de  cet  ani- 
malcule donne  raison  à ceux  qui,  au  lieu  des  remèdes  internes,  recommandent 
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qu’on  trouve  dans  les  follicules  pileux  de  l'homme  et  du  chien 


/ 


ir'ig.  — L?  Sercopte  mâle  tu  par  la  face 
ventrale  au  même  grossissemenu 


Fig,  iüa.  — Simonea  ou  Démodes 
foltieulorum  de  l'homme.  Grossi 


300  fois  (d'après  Simon). 


(fig.  205).  C’est  cet  acarien  {Simonea  ou  acarus  folliculorum)  qui 
sur  le  chien  cause  la  maladie  appelée  le  rouge,  eu  pénétrant  entre 
le  poil  et  son  follieule.  Pour  le  préparer  on  exprime  le  contenu  des 
follicules  pileux,  de  ceux  du  duvet,  de  la  peau  du  nez  ou  des  joues, 
sur  l'homme;  on  dissocie  dans  l'eau  pure  ou  alcoolisée  ou  aci* 
dulée  la  matière  expulsée.  On  les  cherche  d'abord  à un  faible  gros- 
sissement, pour  se  servir  ensuite  des  plus  forts  (p.  366).  On  peut 
les  préparer  dans  la  gélatine  glycérinée.  La  glycérine  acidulée  les 
fait  à la  longue  se  resserrer. 

Les  Sarcoplides  avicoles  ont  des  affinités  avec  les  Symbiotes,  les 
Sarcoj)tcs  et  les  Psoroptes,  par  les  analogies  que  présentent  des 
uns  aux  autres  les  sillons  de  leurs  téguments,  et  par  l'existence 
chez  les  uns  et  les  autres  de  plaques  granuleuses  dorsales  ; mais  ils 
en  différent  beaucoup  par  la  forme  de  leur  corps,  par  la  disposi- 
tion de  leurs  lèvres,  de  leurs  palpes  maxillaires,  de  leurs  inandi- 
bules,  de  leurs  organes  génitaux  et  surtout  de  leiu's  pattes. 

A ces  derniers  égards,  ils  se  rapprochent  davantage  des  Tyrogly- 
phes  (tig.  194)  et  surtout  dos  Clyci|ihages  ; mais  ils  se  distinguent 

coiili'c  la  gale  les  lotions,  les  bains  cl  les  onctions  avec  le  soufre,  le  vitriol,  le 
mercure,  le  sublimé,  les  sels,  les  pri'eipiti'n$,  remèdes’  {W'iiétrants  et  corrodants 
<|ui  atteignent  la  vennine  dans  la  peau.  Il  11*011  est  pas  question  dans  son  autre 
livre  : Employemnit  for  Uie  microKopc,  Ixïiidon,  1753.  Il  y tigui’C  seiileiiieut 
d'après  un  dessin  envoyé  par  Rcdi,  sous  le  nom  de  pediculu» , un  Ücrmanytsm 
f|ui  parait  être  celui  de  la  PipisU*elle  ou  un  autre  voisin. 


: ; Googk 


760 


PRÉPARATION  DES  EKTOHOSTRACÉS. 

aisément  de  ces  derniers,  qui  ont  le  tégument  lisse  ou  grenu,  sans 
sillons  ni  plaques  granuleuses  de  l’épistome  et  thoraco-abdomi- 
nale, et  qui  de  plus  ont  le  corps  de 
forme  plus  massive.  Enfin  les  larves 
et  les  nymphes  diffèrent  plus  des  in- 
dividus sexués,  et  les  mêles  diffèrent 
plus  des  femelles  sur  les  Sarcoptides 
avicoles  que  chez  les  Sarcoptes , les 
Symhioles,  les  Psoroptes,  les  Tyrogly- 
phes  et  les  Glyciphages. 

Les  Sarcoptides  avicoles  se  trouvent 
surtout’ entre  les  barbes  des  rémiges 
et  des  tectrices  d’un  très-grand  nom- 
bre d’oiseaux.  Il  ne  faut  pas  les  con- 
fondre avec  le  Sarcoptes  mtdans,  dé- 
couvert par  Lanquetin  et  Ch.  Robin 
dans  les  croûtes  d'une  forme  de  gale 
fois  par  Reynal. 

Pour  étudier  ces  croûtes,  il  faut  les  laisser  tremper  quelques 
heures  dans  un  mélange  é parties  égales  d’eau,  d'acide  acétique  et 
d'alcool.  On  les  dissocie  ensuite  et  on  les  examine  sous  un  faible 
grossissement,  puis  avec  le  prisme  redresseur,  on  isole  les  animaux 
des  cellules  épithéliales  et  autres  corpuscules  qui  les  accompa- 
gnent. (Voy.  p.  566  et  336.) 

AIIT.  I".  — ÉTUDE  DES  TADDIGRADES,  DES  ER  TOU  OST  RACÉS  ET  DES  ROTIFÈRES 
OU  ROTATEURS. 

853.  Parmi  les  animaux  microscopiques,  les  Tardigrades  com- 
posent un  ordre  de  la  classe  des  Arachnides  qui  se  r.mge  ù la  suite 
de  l'ordre  des  Acariens. 

Les  Rotateurs  ou  Rotifères,  comprenant  les  Brachions,  les  Systo- 
lides,  etc.,  forment  une  classe  venant  après  les  Crustacés,  ou  un 
ordre  de  cette  classe  se  plaçant  à la  suite  des  Entomostracés,  d'où 
le  nom  de  Cnistacés  ciliés  qui  leur  a parfois  été  attribué. 

Parmi  les  Entomostracés  microscopiques  qui  se  rencontrent  fré- 
quemment dans  les  eaux  servant  à l’éttidc  des  infusoires,  du  dévelop- 
pement embryogénique  de  divers  animaux,  etc.,  on  doit  signaler  les 

* Fif?.  aOG.  Tijroghjphua  $iculu$.  A.  Fiimouzc  et  Ch.  Hohin.  Vivant  dans  les  poussières 
des  collecüonsi  dans  ic  rorps  des  insectes  niorls,  etc.  b.  Le  rostre  vu  de  dos.  a.  Les  poils 
de  l'arriére  du  rorps.  Grossi  ^0  fois. 

C.  Rooix.  — Microscope.  49 
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Cyclopi,  les  Daphnies,  lesLyncées,  lesCypris.etc.,  autrefois  presque 
tous  appelés  Monocles  (Monoculus). 

Le  Monocle  ou  Lynce'e  {Mon.  striatus , J urine.  Lynceus  strialiu. 
Desm.)  a un  tégument  marqué  de  lignes  réticulées  en  [mosaïque.  11 
atteint  0"",50.  Malgré  leur  nom  de  monocle,  ces  articulés  ont  deux 
yeux  noirs  de  grandeurs  différentes  et  enfoncés  sous  leur  carapace. 
Le  rostre  est  pointu  et  suit  la  forme  convexe  de  l’enveloppe  ; au-des- 
sous de  lui  est  un  second  appendice  plus  court  et  terminé  par  des 
soies,  puis  viennent  les  deux  antennes,  portant  également  des  soies  à 
leurs  extrémités.  Quatre  branchies  sont  placées  sur  le  même  rang  à 
l’intérieur  de  la  carapace,  etsenent  à imprimer  un  mouvement  cir- 
culaire à l’animal  ; quelquefois  même  elles  paraissent  lui  servir  à 
grimper  le  long  des  petites  liges  sur  lesquelles  il  se  fixe  en  les  sai- 
sissant entre  les  bords  de  son  test.  A la  partie  postérieure  se 
trouve  un  appendice,  avec  des  poils,  armé  de  deux  crochets,  et  por- 
tant à sa  base  trois  petites  dents.  On  aperçoit  le  canal  intestinal  et 
la  nourriture  qui  le  parcourt,  ainsi  que  le  cœur  ovoïde  placé  der- 
rière la  tête  et  doué  d’un  mouvement  pulsatile  rapide. 

Les  Lyncées  se  trouvent  pendant  l’été  dans  les  mares,  les  étangs 
et  les  flaques  d’eau  de  pluie.  L’ovaire  est  unique.  Les  petits  vivent 
avec  les  adultes, et  au  moindre  danger  se  précipitent  vers  leur  mère, 
qui  les  remet  à l’abri  daqs  sa  coquille  ou  carapace,  de  même  que 
les  jeunes  écrevisses  se  suspendent  sous  l’abdomen  maternel  par 
l’une  de  leurs  pinces. 

Le  Cyclope  à quatre  cornes  ou  moucheron  d'eau  {Cyclops  vulgaris 
Desmarets,  Monoculus  quailricomisL.;  Pediculus  agiw/iciis, Baker), 
est  un  petit  crustacé  qu’on  trouve,  en  toute  saison,  dans  les  eaux 
stagnantes,  mais  surtout  en  juillet  et  en  août.  Le  corps  est  pourvu 
de  valves  imbriquées,  chitineiises,  qui  se  meuvent  latéralement  et 
verticalement  ; elles  ne  se  réunissent  pas  sous  le  corps  cl  laissent  un 
passage  aux  branchies  ; le  rostre  est  court  et  pointu  ; un  peu 
au-dessous  est  l'œil  unique,  d'une  couleur  rouge  foncé.  Aux 
deux  cétés  de  l’œil  naissent  les  antennes  ou  tentacules  dont  la  paire 
supérieure  est  la  plus  longue  ; elles  sont  articulées  et  couvertes  de 
poils.  LesCyclopes  atteignent  ; ils  se  meuvent  par  saccades 

et  se  traînent  sur  les  tiges  au  moyen  de  leurs  branchies,  qui  sont 
d’une  couleur  bleuâtre.  Les  ovaires,  en  forme  de  grappe,  sont  très- 
développés,  et  situés,  au  nombre  de  deux,  â la  partie  postérieure. 
Les  œufs  ont  une  forme  globuleuse.  I.a  queue  du  cyclope  se  bifuque 
à son  extrémité,  cl  les  deux  branches  sont  terminées  par  des  soies 


Digitized  by  Google 


771 


l'RÉPARATIüN  DES  ROTIFÈRES. 

ramifiées  chei  la  femelle  seulement.  On  aperçoit  très-bien  le  tube 
intestinal  et  les  oviductes  de  la  femelle.  La  couleur  de  ces  crusta- 
cés varie.  Souvent  pâles  et  transparents,  ils  sont  parfois  marquetés 
de  rouge;  les  uns  ont  une  couleur  bleu  verdâtre,  les  autres  sont 
rouges  et  leurs  ovaires  sont  colorés  en  vert. 

Des  Rotifères. 

854.  Les  Rotifères^  sont  célébrés  par  leur  faculté  de  revivre  après 
avoir  été  desséchés  au  soleil  et  par  leui’s  appendices  ciliés,  que  les 
anciens  observateurs  ont  pris  pour  des  roues  en  mouvement.  (Voy. 
Dujardin,  Histoire  naturelle  des  infusoires,  1841.) 

Beaucoup  de  Rotifères  se  rencontrent  dans  les  eaux  douces  et 
stagnantes,  parmi  les  herbes  submergées,  et  dans  ces  mêmes  eaux 
conservées  depuis  longtemps  dans  des  vases  de  verre.  Si,  avec  une 
loupe  d’un  court  foyer  (de  6 à 10  millimètres),  on  explore,  en  re- 
gardant contre  le  jour,  les  parois  du  vase  de  verre,  on  voit  ramper 
à la  manière  des  sangsues  de  petits  vers  blancs  ou  rosés,  très-con- 
tractiles, passant  d'une  forme  presque  globuleuse  à une  forme  de 
fuseau  ou  de  cylindre  renflé  au  milieu;  ce  sont  les  Rotifères,  dont 
la  longueur  peut  aller  jusqu’à  1 millimètre,  et  qui,  par  conséquent; 
sont  déjà  visibles  à l’œil  nu.  Parfois  ils  se  fixent  par  leur  extrémité 
postérieure,  et,  retirant  leur  partie  antérieure,  ils  s'élargissent  en 
avant  et  s’épanouissent  en  deux  tubes  ciliés,  dont  le  mouvement 
vibralile  produit  l'apparence  de  roues  dentées,  et  excite  un  double 
tourbillon  dans  le  liquide.  Souvent  enfin,  quittant  leur  point  d’ap- 
pui, ils  nagent  dans  le  liquide  au  moyen  de  ce  même  mouvement 
des  cils  vibralilcs.  Quand  on  a bien  reconnu  avec  la  loupe  l’empla- 
cement des  Rotifères  à la  paroi  interne  du  vase,  on  peut  les  aller 
chercher,  en  raclant  cette  paroi  avec  une  plume  taillée  en  cuiller, 
et  transportant  sur  le  porte-objet  la  goutte  d’eau  et  l’amas  de  dé- 
bris obtenus  de  cette  manière  ; inai^,  à moins  que  les  Rotifères  ne 
soient  en  très-grand  nombre  dans  le  vase,  on  sera  exposé  à les 
chercher  longtemps  en  vain,  et  souvent  le  hasard  seul  les  fera  ren- 
contrer dans  ces  débris  végétaux  parmi  lesquels  on  cherche  en 
môme  temps  d’autres  objet.  Une  macération  de  foin  ou  de  quelques 
végétaux  secs  peut  aussi  contenir  des  Rotifères,  soit  que  leurs  œufs 

' J'ai  cherclié  en  vain  à exposer  mieux  que  ne  l’a  fait  Dujardin  la  manière  de 
préparer  et  d’observer  les  Infusoii-es  cl  les  Rotifères  ; aussi  j'ai  cru  devoir  em- 
prunter presque  textuellement,  à ce  savant  rcprellè,  plusieurs  passages  de  son 
livre  l'Observateur  au  microscope,  Paris,  ISIü. 
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aioiil  été  adhére:ils  à la  surface  de  ces  végétaux,  soit  qu’ils  aient 
été  apportés  avec  la  poussière  qui  voltige  dans  l’atmosphère.  La 
terre  humide  des  jardins,  et  surtout  celle  qui  est  couverte  de 
mousse,  contient  beaucoup  de  ces  petits  animaux  qu’on  voit  se 
mouvoir  dans  l’eau  qui  a baigné  cette  terre.  (Dujardin,  Microscope, 
1845,  p.  160.) 

On  est  presque  certain  de  trouver  beaucoup  deRotifères  dansl’eau 
qui  a lavé  les  touffes  de  mousses  humides  prises  dans  les  bois, 
au  pied  des  arbres,  ou  dans  une  infusion  de  ces  mousses.  On  en 
voit  toujours  dans  les  cellules  mêmes  des  Sphagnum  morts  ; mais 
les  toits  exposés  alternativement  à l’humidité  des  pluies  et  au  soleil 
sont  un  séjour  plus  ordinaire  pour  des  Rotifêres  qui  subissent  là 
des  alternatives  d’humidité  et  de  sécheresse,  d’activité  et  de  létliar- 
gic.  Ces  animaux,  contractés  et  desséchés  en  globules  durs,  demi- 
transparents  comme  de  la  gomme,  et  susceptibles  de  revivre  un 
grand  nombre  de  fois,  s’ils  sont  alternativement  humectés  ou  sé- 
chés, se  trouvent  réunis  dans  le  sable  des  boues  et  des  gouttières, 
et  surtout  dans  les  touffe?,  arrondies  que  certaines  mousses,  les 
Brj-um,  forment  fréquemment  sur  les  toits  et  sur  les  murs.  11  suffit 
de  délayer  dans  un  peu  d’eau  la  terre  mêlée  de  sable  que  les  mous- 
ses ont  retenue  pour  y voir,  au  bout  de  quelques  heures,  des  Roti- 
fères  vivants,  avec  des  Anguillules  et  des  Tardigrades.  Ces  mousses 
et  la  terre  contenue  peuvent  être  conservées  au  sec  pendant  des 
années,  sans  que  les  animaux  dont  elles  sont  le  séjour  aient 
perdu  la  faculté  de  revivre  ; il  est  donc  facile  d’avoir  toujours  en 
réserve  une  quantité  de  ces  substances,  pour  se  procurer  à volonté 
des  Rotifêres.  Il  parait  bien  d’ailleurs  que  ces  animaux  vivent  éga- 
lement sur  les  toits,  sans  mousse  ni  sable,  entre  les  ardoises,  où 
l’eau  des  pluies,  retenue  par  capillarité,  entraîne  et  dépose  une 
couche  de  la  poussière  portée  par  le  vent  (Dujardin). 

Les  Rrachions  (flg.  207)  sont  caractérisés  parleur  cuirasse  dia- 
phane, ovale  ou  quadrangulairc,  ouverte  et  dentée  aux  extrémités, 
d’où  sortent  en  avant  une  paire  de  lobes  ciliés  comme  ceux  des  Roti- 
féres,  et,  en  arriére,  une  queue  articulée  et  bifurquée.  On  les  trouve 
parmi  les  conferves  et  les  autres  herbes  aquatiques,  dans  les  eaux 
douces,  où  ils  sont  Irès-variés  et  quelquefois  très-nombreux.  On  se  les 
procure  comme  les  autres  Systolides,  qui  constituent  des  genres  et  des 
ordres  distincts,  en  remplissant  des  vases  de  verre  avec  l’eau  et  les 
herbes  submergées  des  fossés  et  des  marais,  ou  même  des  rivières 
peu  rapides,  luiis  en  transportant  avec  les  herbes  mêmes  quelques 
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gouttes  de  cette  eau  sur  le  porte-objet  ; ou  bien  encore,  quand  on  a 
reconnu  avec  la  loupe  la  présence  de  ces  animaux  contre  la  paroi, 
en  raclant  cette  paroi  avec 
une  plume  en  cuiller,  pour 
les  enlever  ainsi  et  les  trans- 
porter. Il  faut  d’ailleurs 
avoir  soin  de  laisser  avec 
eux,  sur  la  pla(Jue  de  verre, 
quelques  débris  ou  des  brins 
de  conferves,  sans  quoi  la 
lame  mince  dont  on  les  re- 
couvre ne  manquerait  pas 
de  les  écraser.  (Dujardin.) 

Dn  des  Systolides  les  plus 
volumineux  et  les  plus  re- 
marquables , à cause  des 
observations  dont  il  a été 
l'objet,  ïllydalina  tenta  de 
M.  Ehrenberg  ou  Vorticella 
tenta  de  Muller,  se  trouve 
abondamment  dans  les  ma- 
res et  les  ornières  dont 
l’eau  est  plus  ou  moins  co- 
lorée en  vert  par  ÏEuglena 
viridis,  surtout  au  prin- 
temps. Si  l’on  remplit  des 
vases  de  verre  avec  cette 
eau  verte,  on  ne  tarde  pas 
à y voir  nager  les  Hydati- 
nes,  qui  sont  visibles  à l’œil 
nu,  car  leur  longueur  est  de  trois  quarts  de  millimétré,  et  qui 
souvent  s’y  multiplient  considérablement.  La  transparence  de  ces 
Nydatines  les  rend  surtout  précieuses  pour  l’étude  de  l’organisa- 
tion des  Systolides.  (Dujardin.) 


Des  Tardigrades. 

8a5.  Les  Tardigrades  partagent  avec  lesRotiféresetlesAnguilluIcs 


* lirnchionus  Bakfri  Ehr.  Grossi  environ  500  fois.  0‘aprî^s  I.d;ydifr.  A.  Couronne  de 
cils.  D.  l'eül  laiscoaii  de  cirres.  D.  ProlonAemeiils  ant«^rïciirs  ou  cornits  <le  la  carapace 
avec  la  trompe  entre  ces  deiii  organes  â leur  base.  E.  Prolongements  ou  cornes  posté» 
rieures  de  la  carapace.  F.  Queue  articulée.  C.  Canal  dit  respiratoire  A cils  vibratiles. 
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la  faculté  de  ressusciter  après  avoir  été  desséchés.  Iis  se  trouvent 
fréquemment  dans  les  mousses  des  toits  et  des  murs,  et  dans  le 
sable  des  gouttières;  leur  forme  est  celle  d'un  petit  ver  épais,  blanc 
ou  rougeâtre,  long  de  0,5““‘,  à 0,8""",  et  marchant  lourdement  au 
moyen  de  huit  pattes  très-courtes  pouniies  (fig.  208)  de  petits 
crochets. 

Les  Tardigrades  qui  vivent  sur  les  toits  forment  plusieurs  genres 
bien  distincts.  Ce  sont  encore  d'autres  espèces  différentes  de  celles- 
là  qu’on  trouve  dans  les  eaux  douces,  et  qu’avec  la  loupe  on  voit 
grimper  aux  parois  des  vases  contenant  ces  eaux  depuis  un  temps 


Fig.  «18  •. 


plus  OU  moins  long.  Pour  toutes  ces  observations  on  se  sertd’abord 
d’un  objectif  faible  en  tenant  l’amiral  entre  deux  lames  de  verre 
comme  à l’ordre  ou  dans  un  porte-objet  creux  (p.  386).  On  prend 
ensuite  des  grossissements  de  plus  en  plus  forts,  suivant  les  besoins 
des  études  poursuivies. 

856.  Le  terme  réviviscence  a été  employé  par  Marshal-llall,  Rum- 
boldt,  etc.,  pour  désigner  la  faculté  qu’ont  les  plantes  et  certains 
animaux  (Rolifëres,  Tardigrades,  etc.),  de  recommencera  se  nour- 
rir, à se  mouvoir,  etc.,  après  la  dessiccation. 

Les  animaux  dits  réviviscents  sont  ceux  qui  peuvent  être  ranimés 
par  l’humectation  après  avoir  perdu , par  suite  d’une  des- 
siccation plus  ou  moins  complète , toutes  les  manifestations 
de  la  vie.  Lorsqu’ils  sont  plongés  dans  un  milieu  humide,  ils 


* Maerobiotuê  Dujardin.  0oy«re;  proui  environ  300  fois.  D’après  Kaufmann.  L'ani- 
mal est  vu  sur  le  dos  rétracté  dans  le  tégument  qu'il  va  quitter  et  pondant  un  æuf 
(C)  par  l'onlice  génital  placé  entre  les  deux  dernières  paires  do  pattes.  A.  Œuf  encore 
dans  l'uvaire.  B.  (Euf  pondu  entouré  de  granulations  moléculaires  libres.  UE  F G.  Crochets 
chitineux  de  l’extrémité  des  quatre  (laires  de  ptiUes  sur  le  tégument  abandonné.  H. 
L’appareil  de  mastication  et  de  succion.  Se  trouve  dans  les  mares  avec  les  Dracluons 
et  divers  infusoires  parmi  les  Lemna  et  les  confenes. 
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vivent  comme  les  animauv  ordinaires;  ils  ne  s’en  distinguent 
par  aucun  caractère  anatomique  ou  physiologique,  et  ne  peuvent 
alors  supporter  sans  périr  définitivcinent  une  température  supé 
rieure  à 50°.  Lorsqu'ils  ont  été  privés  de  toutes  les  apparences  de  la 
vie  par  une  dessiccation  naturelle  à l’air  libre,  ils  peuvent  suppor- 
ter des  températures  beaucoup  plus  élevées,  sans  perdre  leur  pro- 
priété de  réviviscence.  Ils  peuvent  alors  subir  de  brusi|ues  change- 
ments de  température,  et  franchir  tout  à coup  un  intervalle  de 
près  de  100“  (de  — 17°,6  à -f- 78°)  sans  perdre  leur  propriété  de 
réviviscence.  (Pouchet.) 

Leur  résistance  aux  températures  élevées  paraît  s’accroître  d’au- 
tant plus  qu’ils  ont  été  plus  complètement  desséchés  d’avance. 
Ce  fait  est  de  l’ordre  de  ceux  qu’a  découvert  M.  Chevreul  (1821)  en 
montrant  que  le  blanc  d’œuf,  séché  dans  le  vide  à froid , a besoin 
d’élre  chauffé  pendant  plus  d’une  heure  à 100°  pour  cuire,  alors 
que  70“  suflisent  quand  il  n’a  pas  été  séché. 

. Toutes  les  espèces  réviviscentes  ne  résistent  pas  au  même  degré  à 
la  dessiccation  artificielle  et  aux  températures  élevées.  Des  animaux 
de  la  même  espèce,  suivant  le  milieu  où  ils  ont  été  élevés  peuvent 
présenter,  sous  ce  rapport,  des  différences  très-considérables  ; ceux 
qui  ont  vécu  dans  un  milieu  habituellement  humide  résistent  moins 
que  ceux  qui  ont  vécu  dans  un  milieu  habituellement  sec.  Les  An- 
guillules  des  tuiles  perdent  leur  propriété  de  réviviscence  plus 
aisément  que  les  Tardigrades  et  les  Rotiféres  ; et  ceux-ci  paraissent 
doués  d’une  résistance  supérieure  à celle  des  tardigrades.  Les  Tar- 
digrades Emydiumf,  et  surtout  les  Tardigrades  macrobiotes,  peuvent 
se  ranimer  après  avoir  subi  pendant  cinq  minutes  une  température 
de  98°  (dans  l'étuve  de  Doyère).  La  température  de  l’ébullition  de 
l’eau  est  aisément  supportée  pendant  cinq  minutes  par  les  Rotiféres 
et  les  Tardigrades,  préalablement  desséchés  à froid  ; celte  même  tem- 
pérature, prolongée  pendant  trente  minutes,  anéantit,  chez  les  Tardi- 
grades et  chez  la  plupart  des  Rotiféres  non  séchés,  la  propriété  de  ré- 
viviscence. Les  Rotiféres  desséchés  successivement  à froid  dans  le  vide 
sec,  puis  à i00°sousla  pression  atmosphérique,  c’est-é-dire  amenés 
au  degré  de  dessiccation  le  plus  complet  qu’on  puisse  réaliser  dans 
l’état  actuel  de  la  science,  conservent  encore  la  propriété  de  se 
ranimer  au  contact  de  l’eau  après  plusieurs  mois.  Beaucoup  de 
Vers,  surtout  dans  l’état  embryonnaire,  de  Rhizôpodes  et  d’Infn- 
soires,  tant  animaux  que  végétaux,  sont  dans  le  même  cas. 
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ART.  II.  ÉTUDE  DES  VERS. 

857.  Le  nombre  des  observations  à faire  sur  les  vers  qui  exigent 
l'emploi  du  microscope  est  des  plus  considérables , soit  qu’on 
veuille  observer  leurs  tissus,  leurs  œufs,  leurs  embryons,  etc., 
soit  au  contraire  qu'il  s’agisse  de  connaître  les  animaux  qui  vivent 
sur  eux,  et  qu’il  ne  faut  pas  prendre  pour  des  parties  leur  appar- 
tenant. On  cherchera  dans  la  préparation  faite  comme  à l’ordinaire 
en  prenant  d’abord  un  faible  grossissement.  On  le  remplace  ensuite 
par  un  plus  fort  lorsqu’on  voit  quelque  être  en  mouvement. 

Entre  l'intestin  du  Lombric,  par  exemple,  et  la  couche  musculaire 
externe,  vivent,  dans  le  liquide  incolore  qui  remplit  cet  espace,  de 
nombreux  infusoires  appartenant  aux  genres  Leucophre  et  Plagio- 
toma  ; ceux-ci  sont  remarquables  par  le  mouvement  des  cils  vibra- 
tiles  de  leur  bord  antérieur  et  par  les  apparences  optiques  qui  en 
résultent;  ceux-là  présentent  souvent  l'exsudation  de  la  substance 
charnue,  demi-liquide  ou  sarcode,  et  (voy.  pag.  564)  la  formation 
spontanée  des  vacuoles  dans  cette  substance  par  le  contact  de  l’eau. 
Il  suffit,  pour  obtenir  ces  Infusoires,  de  faire  au  Lombric  des 
incisions  qui  n’atteignent  pas  l’intestin,  et  de  recueillir  sur  une 
plaque  de  verre  le  liquide  qui  s'écoule  des  blessures.  Enfin,  dans 
l’intestin  même  du  Lombric,  en  délayant  le  terreau  dont  il  s’est 
nourri,  on  trouvera  fréquemment  des  Anguillules,  et  quelquefois 
aussi  des  Systolides.  (Dujardin,  1843.) 

Les  Nais,  en  raison  de  leur  transparence,  seront  encore  plus  pro- 
pres à ce  genre  d’observation;  elles  offriront  d’ailleurs  A étudier 
aisément  plusieurs  détails  d’organisation.  L'une  {Nais  digitata), 
montre  sur  sa  partie  postérieure  des  prolongements  digités  couverts 
de  cils  vibratiles  ; une  autre  {Nais  proboscidea) , est  pourvue,  en  avant, 
d’un  long  prolongement  en  manière  de  trompe  ; plusieurs  mon- 
trent à l’intérieur  des  cordons  flexueux  garnis  de  cils  vibratiles,  et 
servent  sans  doute  à la  respiration.  Toutes  peuvent  se  propager  par 
division  spontanée  et,  dans  ce  cas , offrent  une  nouvelle  tête  et 
une  nouvelle  bouche  qui  se  forment  à peu  prés  vers  le  milieu  du 
corps.  Toutes  peuvent  aussi  se  multiplier  par  division  artificielle. 

C’est  dans  la  vase,  dans  le  sable  et  dans  les  eaux  de  la  mer,  entre 
les  herbes,  que  s'observent  surtout  en  quantité  innombrable  les 
vers  et  les  articulés  des  formes  les  plus  variées.  L’observateur  qui, 
h l’aide  du  microscope,  s’attache  à la  recherche  des  plus  petits 
annélidcs,  est  sûr  de  trouver  chaque  jour  des  objets  nouveaux 
par  leur  forme  et  par  leur  structure  intérieure. 


Digitized  by  Coogle 


PRÊPARXTION  DES  VERS. 


177 


Les  Nématodes  devront  être  soigneusement  recherchés  par  le 
microscope.  Ainsi  le  Strongle  armé,  fréquent  dans  ^ 

les  gros  intestins  du  cheval,  a la  peau  très-fine- 
ment striée  en  travers,  avec  une  grande  régula- 
rité ; sous  le  microscope,  ces  stries,  dont  l’écarte- 
ment est  de  0"“,003,  protluisent  avec  une  grande 
netteté  deux  séries  latérales  de  spectres  colorés, 
si  l'on  interpose  un  diaphragme  très-étroit. 

Dans  l’intestin  de  la  NqyhelU  octoculata,  Moq. 

Tand.  (Iliriulo  vulgarùt,  0.  Müller),  on  trouve  par- 
fois un  ver  némaloïde  long  de  un  demi-millimè- 
tre au  moins  (fig.  209),  grisâtre,  trés-contractile, 
qui  ne  semble  pas  nuire  à ces  Ilirudinées. 

La  plupart  des  autres  vers  nématoides  offriront 
sous  le  microscope,  suit  leurs  téguments,  soit 
l’armature  de  leur  bouche,  ou  les  organes  génitaux 
mâles.  Le  pénis  est  formé  d’un  ou  plusieurs  stylets 
cornés  d’une  structure  fort  délicate  ; la  gaine  mem- 
braneuse est  hérissée  de  petites  pointes  (chez  les 
Trichocéphales)  ; divers  appendices,  ailes,  vessies, 
tubercules  ou  ventouses  accompagnent  aussi  ces 
organes  génitaux. 

Plusieurs  Nématoides  sont  eux-mémes  des  objets 
microscopiques,  on  les  avait  confondus  autrefois 
avec  les  vibrions,  on  en  a fait  depuis  le  genre 
Angiiillule  et  quelques  autres  genres;  les  uns 
vement  dans  le  vinaigre,  d’autres  dans  la  colle  de  farine  aigrie, 
un  espèce  distincte  cause  au  bic  la  maladie  nommée  nielle,  et 
les  grains  niellés  deviennent  rachitiques,  sont  racornis,  brunâ- 
tres, et  contiennent,  au  lieu  de  fécule,  un  amas  fibreux  de  ces  petits 
vers  complètement  secs,  mais  que  l’bumidité  fait  revivre.  D’autres 
Anguillules  se  trouvent  dans  les  touffes  de  mousse,  qui  croissent 
sur  les  toits,  sur  les  murs,  sont  exposés  à des  alternatives  de  sé- 
cheresse et  d’humidité  et  sont  réviviscentes.  (Voy.  p.  775.)  La  terre 


Fig.  Î09 

vivent  exclusi- 


• Némntoidc  pnrasilc  de»  ^ephelit,  grossi  175  fois  environ.  E.  Orifice  buccal.  F 
Triple  couronne  de  emebets  volumineux  en  avant  qui  garnissent  son  exlr^iit^  cépha* 
lique.  G.  Deux  petits  tubes  en  culs-de-sac.  appendus  de  chaque  cdtéé  un  pharynx  cylin* 
druide  volumineux  qui  conduit  à deux  tubes  lei  mines  en  nil-de-sac.  vers  le  milieu  de 
la  cavité  du  corps  (D).  A.  Bandelette  allant  de  la  partie  moyenne  de  la  cavité  du  coi*})» 
jusque  % ers  sa  |>arlie  antérieure.  B.  Parois  du  corps  Hncment  grenues,  avec  amas  de 
granules  çh  et  là.  G.  Extrémité  de  Tovairc  contenant  deux  œufs.  H.  Extrémité  du  corps 
oû  s‘ouvre  l’ovaire. 
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humide  el  couverte  de  mousse  ou  d'oscillaires,  contient  aussi  une 
foule  d Anj'uillules  qui,  certainement,  constituent  plusieurs  espèces 
ou  sont  (ainsi  que  diverses  de  celle  dont  il  est  encore  question  ci- 
après)  des  jeunes  non  encore  sexués  de  quelques  nématoides.  L’in- 
testin des  lombrics,  des  limaçons  et  des  limaces,  des  chenilles  et 
des  larves  de  coléoptères,  en  contient  fréquemment  qui,  peut-être, 
viennent  du  sol,  ou  se  sont  glissés  sur  les  feuilles  dévorées  par  ces 
animaux.  Les  eaux  douces  stagnantes,  les  eaux  de  la  mer,  entre 
les  algues,  sont  habitées  par  de  nombreuses  Anguil Iules  confon- 
dues autrefois  sous  le  nom  de  vibrion  fluviatxle,  mais  qui,  en  réa- 
lité, forment  plusieurs  genres  bien  distincts,  ou  sont  les  jeunes 
non  sexués  des  grands  nématoides. 

On  peut  en  trouver  parfois  en  assez  grand  nombre  dans  les  dé- 
pôts pulvérulents,  filiformes,  floconneux  ou  vaseux  que  donne  l’eau 
des  conduits  de  distribution  dans  les  villes  ou  les  bassins  des  fon- 
taines. On  les  prépare  comme  à l’ordinaire  et  on  les  examine  sous 
des  grossissements  de  80  à 300  diamètres.  (Voy.  p.  330.) 

Comme  exemple  de  recherches  à suivre  sur  ces  petits  Nématoides 
pris,  comme  nous  l’avons  dit,  dans  les  divers  milieux  où  ils  vivent, 
on  peut  citer  encore  r4*cnri*  Nigro-venoga  de  la  grenouille,  dont 
les  œufs  éclosent  dans  l’intestin  des  Balr.'iciens  ; les  jeunes  y restent 
sans  organes  sexuels  jusqu’à  ce  qu'ils  soient  rejetés  au  dehors  avec 
les  fèces.  Les  jeunes  vers  microscopiques  se  trouvent  alors  dans  la 
vase  des  réservoirs  où  vivent  les  grenouilles,  et  là  les  appareils 
mâles  et  femelles  se  développent  sur  des  individus  distincts  avant 
qu’ils  prennent  les  caractères  des  parents  ayant  pondu  l’œuf  dont 
ils  sortent.  Après  leur  accouplement,  des  œufs  se  développent  et 
éclosent  dans  le  corps  môme  de  ces  femelles  de  première  généra- 
tion. Ces  jeunes  constituant  une  seconde  génération  restent  dans  le 
corps  de  leur  mère  jusqu’à  ce  que  celle-ci  meure  ; alors  ils  devien- 
nent libres  et  vivent  sans  organes  sexuels,  non  plus  dans  la  vase, 
mais  dans  l’eau,  jusqu’à  ce  qu'ils  soient  avalés  parles  têtards  de  gre- 
nouille. C’est  dans  l’intestin  de  ceux-ci  qu’ils  acquièrent  ensuite  les 
sexes  et  les  caractères  extérieurs  de  l’Ascaris  Nigro-venosn  , qui 
passe  dans  le  poumon  du  Batracien  quand  de  têtard  il  devient  gre- 
nouille. Ainsi  cette  espèce,  dans  la  durée  de  son  existence,  présente 
deux  générations,  sexuées  toutes  deux.  (Balbiani,  l.euckart.) 

Il  arrive  souvent  que,  dans  1 eau  de  mer  conservée  depuis  long- 
temps avec  des  productions  marines,  et  qui  plusieurs  fois  a passé 
par  des  périodes  de  putréfaction,  il  arrive,  dis-je,  que,  dans  celte 
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eau,  on  Toit  fourmiller  une  quantilé  considérable  d’Anguillules.  La 
terre  conservée  humide  avec  des  lombrics  dans  un  vase  de  verre, 
est  quelquefois  aussi  toute  remplie  d’Anguillulcs,  plusieurs  se- 
maines après  la  mort  des  lombrics.  Mais  c'est  dans  le  vinaigre 
que  la  production  et  la  multiplication  des  Anguillules  ou  vibrions 
est  plus  étonnante;  on  les  voilà  l’œil  nu  formant  un  nuage  près  de 
la  surface  de  ce  liquide,  dans  lequel  ils  se  répandent  uniformément 
si  on  le  remue  un  peu.  Parmi  les  plus  gros  de  ces  petits  vers, 
qu’on  appelait  autrefois  les  Angitilles  du  vinaigre,  et  qui  ont 
0““,85,  presque  un  millimètre  de  longueur,  avec  une  épaisseur  de 
0““,027,  on  voit  des  femelles  plus  nombreuses  et  des  mâles  bien 
reconnaissables  à leur  pénis,  soutenu  par  une  lame  cornée  re- 
courbée en  s.  Les  Angiiillules  ou  vibrions  île  la  colle  sont  plus  vo- 
lumineux, et  l’on  voit  dans  l’ovaire  des  femelles,  les  embrj’ons  déjà 
développés  et  vivants.  (Dujardin.) 

Les  Planariés,  dont  la  surface  est  toute  couverte  de  cils  vibra- 
tiles,  les  Distonies,  tous  parasites,  et  dont  l’organisation  est  si  com- 
plexe, seront  l’objet  de  nombreuses  et  très-intéressantes  recherches 
microscopiques.  Les  embryons  des  distomes,  observés  dans  l’œuf 
ou  quelque  temps  après  l'éclosion,  sont  couverts  de  cils  vibra- 
tiles.  Les  Polystomes  et  Pcnlastomes,  que  leur  structure  sem- 
ble rapprocher  bien  davantage  des  animaux  articulés,  offriront, 
surtout  à l’élude,  leurs  ventouses  et  leurs  crochets,  et  souvent 
aussi  les  épines  ou  lamelles  disposées  comme  des  poils  ou 
des  écailles,  en  rangées  régulières  à la  surface.  (Dujardin,  Micro- 
scope, 18i3.) 

858.  Les  œufs  du  Tænia  présentent  de  nombreuses  variétés  de 
structure,  soit  dans  la  forme  et  le  nombre  de  leurs  enveloppes,  soit 
dans  leur  mode  d’association.  Ainsi,  ceux  du  T mna  cucunierina,  si 
commun  dans  l’intestin  du  chien,  sont  groupés  par  vingt  ou 
trente  dans  une  masse  gélatineuse  ovoïde  ; ceux  du  Tcenia  serrala, 
au  contraire,  sont  isolés,  et  leur  surface  est  élégamment  ornée 
de  petites  aréoles  régulières;  mais  tous  les  œufs  du  Tænia,  quand 
ils  sont  mûrs,  montrent  à l’intérieur  un  embryon  mobile  contrac- 
tile, pourvu  de  trois  paires  de  crochets,  qu’il  fait  mouvoir  par  ses 
contractions  alternatives.  Cet  embryon  est  dit  hexacanthe.  Les 
Tænias,  pendant  quelque  temps  après  leuréclosion,  conservent  une 
mobilité  plus  grande  et  une  forme  totalement  différente  de  celle 
qu’ils  prendront  plus  lard.  (Dujardin,  Microscope,  1843.) 

Nous  n’avons  pas  à revenir  ici  sur  ce  qui  a été  dit  (p.  556  cl  609) 
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sur  la  manière  de  procéder  pour  rechercher  les  œufs  des  vers  dans 

les  mucus  et  les  fèces. 

Le  contenu  des  Acéphalocysles  qui  renferment  leskystes  à Echino- 
coques  doit  être  examiné  à un  grossissement  de  50  à 300  diamètres. 
Les  Échinocoques  sont  les  scolex  du  Tœnia  nam  ou  Ëchinococcus 
(lig.  210);  il  n’y  a pas  de  différences  spécifiques  entre  ceux  de 
l’homme,  des  ruminants  et  des  singes.  L’animal  isolé  a le  r^rps  de 
forme  plus  ou  moins  régulièrement  sphéroïdale  (3,  A)  ; générale- 


ment un  peu  plus  large  en  arrière  qu  en  avant  (5  et  6)  ; longueur, 
chez  le  bœuf,  de  0“"",2  à 0®",25,  quand  la  tète  est  rentrée  ; 0““',3 
et  rarement  O”", 4,  si  elle  ne  l’est  pas;  largeur,  en  toutes  circon- 

* Échinocoques  du  foie  de  riio'nme  , contenus  dans  une  hydatiHe  ou  ae^phalo^ 
cynte,  tremblotante  (A),  membrane  d'enveloppe  dont  ils  ne  sont  pas  une  dt^pen- 
dance.  Ils  peuvent  ôtre  observas  adhérents  à une  mère  ou  /er/t/e,  complète 

(1.  d),  ou  plus  souvent  incomplète  (i,  D.  et  -I,  A)  i la  fiicn  interne  de  laquelle  ils  sont 
appendus  isolément  (4,  d),  ou  réunis  en  amas  de  quatre  à vingt  environ  dans  une  poche 
(1,  b,  et  % A),  t est  grossi  SO  fois  ; 3 est  grossi  ^00  fois. 
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stances,  de  0““,15  à 0‘"”,18.  Chez  l’homine,  la  longueur  totale,  la 
tête  étant  sortie,  est  de  0,237  à 0,250  ; la  tête  rentrée,  elle  est  de 
0,171  à 0,180;  la  largeur  du  corps  au-dessous  des  ventouses  est 


Fif.  ÎIl  •. 

de  0,132  à 142;  au  niveau  des  ventouses,  la  largeur  est  de  0,180  à 
184.  Il  se  divise  en  télé,  tronc  et  pédicule.  Les  ventouses  sont  tantôt 
dilficiles  ou  impossibles  à voir  (homme,  Gg.  21 1 , 7)  ou  encore  visibles 
assez  facilement  (mouton).  Les  crochets  sont  jaunâtres,  d’aspect 
corné,  à bords  nets,  longs  en  moyenne  de  0,027  chez  l'homme  (8). 
Souvent  l’animal,  au  lieu  d’avoir  sa  trompe  saillantecn  avant, la  lient 
rétractée  jusque  dans  le  milieu  de  la  masse  de  son  corps;  alors  la 
double  couronne  de  ci  ochets  se  voit  de  côté  vers  le  centre  du  corps, 
et  non  à son  extrémité  antérieure  (7).  La  substance  du  corps  ren- 

* Écliinocoque  (1.  S,  fil  devenus  libres  pur  dcstrucllon  de  la  raembmne  fertile  (I,  d). 
ces  amas  gris  bl  mcIiSIre,  resseinblaiil  .i  de  |>elil5  crains  de  sable  spbéruldaiu  de  Ht 
à 1 millimitre  de  diamètre,  flollciil  dans  le  liquide  qui  remplit  la  cavité  (t,  bd)  de 
l 'Acéphalocjsle.  Ils  s’observent  aussi  libres  (ô,  A ; 5,  £ et  7). 
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ferme  toujours,  dans  l'animal  complètement  développé,  des  corpus- 
cules de  carbonate  calcaire  arrondis  ou  ovoïdes  (ô.  A),  foncés  à la 
circonférence  (qui  quelquefois  semble  comme  limitée  par  deux  li- 
gnes concentriques),  brillants  au  centre,  dissous  avec  elfervesccnce 
par  les  acides,  et  dont  le  diamètre  varie  de  0“"',0I0  à 0'““,015.  Ils 
laissent  après  eux  une  légère  trame  organique. 

On  conserve  aisément  ces  animaux  dans  un  mélange  à parties 
égales  d'eau,  d’alcool  et  de  glycérine,  et  dans  les  liquides  neutres 
analogues,  dans  ceux  de  Pacini,  etc.  (Voy.  p.  375  et57G.) 

Des  Cercaires. 

859.  Au  nombre  des  animaux  souvent  rencontrés  dans  les  ob- 
servations microscopiques  d'objets  pris  dans  l'eau,  il  faut  ranger 
les  Cercaires  (Cercaria),  autrefois  considérées  comme 
des  infusoires,  mais  qu'on  soit  être  des  larves  des 
Distonies  et  de  quelques  Mouostonies  qui  vivent  dans 
l'intestin  de  beaucoup  de  Mollusques  et  do  liatraciens. 

On  les  trouve  dans  les  eaux  salées,  à la  surface 
des  eaux  stagnantes,  parmi  les  conferves  des  sour- 
ces en  août  et  décembre,  dans  les  lentilles  d’eau  en 
été.  La  C.  viritlis  se  prend  au  printemps  cl  en  été 
de  la  manière  suivante  ; on  rainasse  dans  une  liole 
à large  ouverture  la  matière  d'un  vert  foncé  qui  se 
trouve  sur  (juclques  mares.  On  transporte  celle  sub- 
stance avec  un  peu  d'eau  de  la  mare,  en  se  gardant 
de  secouer  la  vase,  car  on  précipiterait  ces  larves  au 
fond  cl  on  en  tuerait  beaucoup.  Pour  les  faire  revenir 
à la  surface,  il  faudrait  placer  la  fiole  au  grand  jour. 
On  les  trouve  souvent  autour  des  Mollusques  d'eau 
douce  et  autres.  Les  larves  d'insectes,  et  surtout  celles 
du  Cousin,  détruisent  les  Cercaria.  On  rencontre  quel, 
(jucfois  le  C.  rubrtim  parmi  les  précédents.  On  pré- 
pare ces  animaux  comme  nous  l'avons  dit  page  356, 

Fig.  îi*  •.  gj  ci-dessus  pages  772-775. 

On  distingue  les  Cercaires  à leur  corps  terminé  par  une  queue 
natatoire,  trés-cuntraclilc,  qui  leur  donne  un  peu  l'aspect  d'un 
têtard.  Leur  longueur  varie  entre  quelques  centièmes  de  milliinélre 
et  deux  tiers  de  milliinélre  (fig.  212). 

* ScoUê  du  Dittomn  echinatum  tnonirant  dM  CfrenirrM  lirjA  caudôesou  non.  encore 
contenues  dins  le  sporocytte  ou  animal  tel  qu’il  est  au  surUr  de  l'œuf.  Grossi  environ 
5)U  fois.  D'après  van  Dciieden. 
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Étad0  d«s  animaux  radiaires. 
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860.  Sur  la  plupart  des  organes  des  polypes  coralliaircs,  des 
acalèphes,  etc.,  il  y aura  à faire  des  observations  sur  les  cils  vibra- 
tiles  mentionnés  déjà  à l’occasion  des  indications  générales  sur 
cet  ordre  de  mouvement  (p.7ô2).  On  se  préoccupera  aussi  de  leurs 
œufs,  de  leurs  embryons  revêtus  de  cils  vibratiles,  qui  se  meu- 
vent librement  dans  les  eaux  à la  manière  des  Infusoires:  tels  sont 
ceux  des  Flustres,  des  Gorgones  et  des  Éponges.  D’autres  œufs  de 
Zoopbyles  méritent  de  fixer  l’attention,  à cause  de  la  structure  ré- 
gulière de  leur  coque,  et  parce  que  des  coques  analogues  se  sont 
conservées  à l’état  fossile,  dans  diverses  roches,  et  notamment  dans 
les  silex  de  la  craie,  où  on  les  peut  observer  quand  le  silex  a été 
taillé  en  lames  très-minces  devenues  transparentes.  ( Dujardin.) 

Les  œufs  de  l’alcyonelle  se  trouvent  abondamment  à la  surface 
et  sur  les  bords  des  eaux  stagnantes,  où  vivent  ces  polypes,  sur- 
tout à l’arrière-saison.  Ils  sont  bruns,  ovales,  aplatis,  longs  de 
1 millimètre  environ,  et  ressemblant  à de  petites  graines  de  végé- 
taux ; elles  ont  un  bord  renflé  plus  foncé,  et  la  partie  centrale  de 
chaque  face  est  régulièrement  et  élégamment  aréolée. 

La  Cristatelle,  autre  polype  de  nos  eaux  douces,  a des  œufs  hé- 
rissés de  pointes  cornées  terminées  en  hameçon  double  ou  triple. 

L’Hydre  ou  polype  à bras  à des  œufs  brunâtres,  globuleux,  hé- 
rissés de  pointes  fasciculées  et  mucronées,  dont  la  longueur  est 
environ  le  quart  du  diamètre  total,  lequel  est  de  0,0.i4  à 0,060. 

L’Hydre  elle-même,  qui  a éié  l’objet  de  recherches  et  des  décou- 
vertes célèbres  de  Trembley,  sur  sa  multiplication  par  gemmation 
et  par  division  artificielle,  et  sur  son  mode  d'alimentation,  etc., 
peut  être  étudiée  avec  une  simple  loupe,  et  souvent  aussi  à la  vue 
simple;  car  son  corps,  en  massue,  a quelquefois  6 à fO  millimé- 
trés de  long  sur  I demi-inillimétre  ou  1 millimèire  de  largeur.  Scs 
bras,  longs  d'abord  de  3 à 10  millimètres,  s’allongent  ju.squ’à 
150  à 200  millimètres,  en  devenant  très-minces,  quoique  visibles 
encore,  si  le  vase  d'eau  qui  contient  les  hydres  avec  des  herbes 
aquatiques,  est  à l’abri  de  tout  ébranlement. 
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Les  Hydres,  les  Alcyonelles  et  les  Cristatclles  sc  trouvenl  dans 
certaines  eaux  stagnantes,  mais  pures,  ou  peu  courantes,  l'eupltcs 
d’herbes  aquatiques  et  reposant  sur  un  fond  vaseux;  c'est  ordinai- 
rement à la  face  inférieure  des  feuilles  de  Nymphéa  ou  de  Totamo- 
neton,  ou  sur  les  liges  et  entre  les  feuilles  des  Myriophylles  et  des 
Cératoidivlles,  qu’on  les  voit  se  développer,  quand  on  a mis  ces 
herbes  dans  des  vases  de  verre,  avec  une  suffisante  quantité  d eau. 
Les  Zoopbytes,  beaucoup  plus  nombreux  dans  les  eaux  de  la  mer, 
fourniront  aux  observateurs  établis  dans  le  voisinage  des  côtes  une 
source  inépuisable  de  découvertes  sur  l’embryogénie,  sur  les  pbe- 
nomènes  de  circulation  dans  l’intérieur  des  tiges  des  Serlulaires, 
dans  les  tentacules  des  Alcyons  et  de  la  plupart  des  Zoanthaires  ; 
la  structure  du  lél  et  des  pointes  mobiles  des  écbinodermes  et  les 
cils  vibraliles  dont  ces  organes  sont  revêtus  ; la  structure  cel- 
lules des  Eschares  et  des  autres  Bryozoaires,  etc.  (Dujardin,  1843.) 

Les  coupes  cl  les  dilacérations  des  épongés  d’eau  douce  ou  mannes, 
aidées  de  l’action  des  acides,  perineltronl  d’étudier  les  cellules  de 
leurs  conduits  aquifères,  leurs  spicu'es  calcaires  et  siliceuses,  etc. 


Des  cellules  urticanles  ou  nématocytes. 

861.  Parmi  les  organes  dont  le  microscope  fait  découvrir  1 exis- 
tence dans  les  observations  des  épilhéliumstégumentairesdes  Aca- 
lèpbcs  et  d’autres  animaux  de  la  classe  des  Polypes,  il  faut  signa  er 
encore  les  cellules  ou  organes  urticants  *.  Ils  se  présentent  sous 
forme  de  cellules  plus  grosses  que  celles  de  l’épithelium  voisin, 
réfractant  nn  peu  plus  fortement  la  lumière  quelles,  a paroi  lio- 
moiréne,  à cavité  netlemenl  distincte  de  la  paroi  et  pleine  d un  li- 
quide hvalin  sans  granulations  ; mais  on  y voit,  en  outre,  soit  des 
corps  bacillaires  ou  aciculaires,  soit  un  long  et  mince  filament  en- 
roulé, faisant  suite,  ou  non  (fig.  213),  tantôt  à un  bâtonnet,  tantôt 
à un  corpuscule  en  forme  de  flèche,  d’hameçon,  etc.,  ou  à un  petit 
•rlobulc.  Ce  filament,  très-élastique,  se  déroule  à la  moindre  pres- 
sion en  entraînant  son  appendice,  quand  il  en  a un.  On  le  trouve 
déroulé  et  saillant  sur  presque  toutes  les  nématocytes  des  animaux 
conservés  dans  les  liquides  durcissants. 


Grégurines. 

862.  Ix!s  Grégarines  noniniées  et  décrites  pour  la  première  fois 

I S,,mnymic  : capsules,  vésicules,  acicules,  spiculés.  filiRéres,  Cliréres  ou 
urlicaiiles  ; cellules  à 01  spiral,  organes  urticants,  némalocystes.  (J.  Ilaïuie.) 


Digitized  by  Google 


PRÉP.VnATlON  DES  GRÉGARISES.  7*5 


par  L.  Dufour*  comme  êlant  des  Vers  eiUozoaires,  et  longtemps 
considérées  comme  telles,  sont  aujour- 


d'hui regardées  comme  des  protozoai- 
res formant  une  classe  venant  se  ranger 
entre  les  N'octiluques  et  lesRhizopodes, 
prés  des  Spongiaires. 

Ces  animaux  se  rencontrent  si  sou- 
vent durant  les  recherches  microscopi- 
ques failessur  lecontenu  intestinal, etc., 
des  invertébrés,  qu'il  est  très-important 
de  les  connaitre. 

Les  Grégarines  se  distinguent  par  leur 
configuration  vermiforine  aplatie,  ova- 
laire, allongée,  avec  une  extrémité  cé- 
phalique mousse  ou  non,  avec  ou  sans 
trompe  ou  ventouse,  et  un  noyau  clair 
ovoïde  central.  Elles  peuvent,  en  se  con- 
tractant, prendre  des  formes  et  des  po- 
sitions les  plus  variées  (flg.  21 -i). 

Le  microscope  montre  les  Grégarines 
vivant  en  parasites,  soit  dans  l’intestin, 
soit  dons  la  cavité  périviscérale,  soit 
dans  les  organes  reproducteurs  d’ani- 
ihaux  appartenant  à différentes  classes. 
On  en  a signalé  dans  les  divers  groupes 
dont  se  constitue  la  classe  des  vers,  de- 
puis les  Turbellariés  (P.-J.  van  Beneden 
et  Claparède)  et  les  SagiUa  (Diesing)  jus- 
qu’aux Nématoîdes  (Valter),  aux  Anné- 
lides  (flg.  2 1 5),  où  elles  sont  d’une  abon- 
dance extrême,  et  aux  insectes.  Ce  sont 
surtout  les  Grégarines  du  Lombric  qui 
ont  servi  de  sujet  aux  nombreux  travaux 
dont  ces  animaux  ont  été  l’objet.  Schnei- 
der a signalé  une  espère  propre  aux 


fie,  213  ■. 


' l éon  Dufour,  Kotc  nnr  la  Clt'parine,  nouveau  genre  de  ver,  qui  rit  en  trou- 
peau dan»  les  intestins  des  insectes.  (Annules  des  sciences  naturelles.  Paris, 
182S,  l.  XIII,  p.  3fi0.) 

• Cellules  iirlirantcs  du  HhhMtoma  Otviert.  a.  Cellule  allonfît’e  ronlcnanl  «on  fila- 
ment cnrouli*.  c.  Filament  en  vole  tie  drmuleincnl  lior»  de  la  relliile.  b,  H.  Filaments 
tout  à fait  ilénuilês  hors  de  leur  cellule,  e,  i.  «'-ellules  Rlohuleuses  de  diverses  dimensions 
avec  leur  fil  spiral  enroulé.  I es  mômes  avec  leur  filament  déroulé, 

G.  — Micros-çopc.  50 
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Holothuries;  on  en  connaît  dans  les  Mollusques,  même  Tuniciers 
{Salpa , biesing).  Ces  ôtres  sont  très-abondanU  chez  un  grand 


nombre  d’insectes  ; on  en  a vu  dans  les  Myriapodes  (les  Scolopen- 
dres et  les  Iules)  et  les  Crustacés.  Cavolini  les  a observées  dans 
les  organes  appendiculaires  de  l’estomac  du  Cancer  depressus -,  de 

Siebold  a fait  connaître  la  Gréga- 
rine  du  Gammaru»  Pulex;  Lach» 
mann  celle  du  Gummarus  puleanus, 
et  Kœlliker  la  Gregarina  Batani, 
observée  chez  le  Balanus  pusil- 
lui.  E.  van  Beneden  a décrit  une 
nouvelle  espèce  de  Grégarines , 
qui  vil  dans  l’intestin  grêle  du 
homard  (G.  Gigantea). 


Fig.  ïlï 


* Grégai'inc  «ï'un  lielininUic,  nêmalofde  vivant  Ilhwnnnt  sur  lescôlesde  la  Mainclio. 
voisin  des  tsesridiens  du  genre  fhteraki*.  Dujardin.  (Ch.  Bobin,  Sotice  »tir  srt  travnux 
êcieniifique*.  Paris,  1H48,  p.  16.)  A.  Grégaiine  à l’état  de  repos.  B G D E F G H.  Autres  A 
divers  étals  de  contraction  montrant  ou  non  les  tries  du  corps  cl  leur  noyau  central 
hyalin,  avec  ou  sans  nucléole.  Grossissement  de  400  diamètres  environ. 

**  Gregarinrt  Siiioni»  Kœlliker,  prise  dans  l’intestin  (Fune  espèce  de  Spio  qui  se 
creuse  un  Ic^ement  en  double  tuire  dans  les  calcaires  des  cAles  de  la  Manche  (8.  eatvarra 
Templelon.  V.  Ch.  Itobin.  Sotice  lur  Im  travaux  âcieniifiques.  Paris,  IMàK.  p.  17.).  A Ü. 
CK'Karinc»,  vues  de  face  et  de  côte  à l’èlal  de  repos.  CDE.  Grégarines  se  contractant, 
montranl  les  stries.  G II.  Cellules  de  l'épithélium  intestinal  auxquelles  sont  fixées  des 
Grégarines  par  leur  bout  céphalique.  F.  Extrémité  antérieure  ou  céphalique  d'une  Cr('« 
gnrine  achevant  de  s’individualiser  par  segmenlation  transversale  d'une  autre  qui  reste 
fixée  à l’intestin.  Grossissement  de  ôOÜ  diainétrei. 
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Ou  voit  sur  ces  animaux  une  meinlirane  à double  contour,  par* 
laitement  transparente  et  sans  structure.  Elle  ne  présente  en  général 
aucune  ouverture,  et  son  épaisseur  est  partout  la  même,  sauf  par- 
fois rx*pendant  à la  partie  antérieure  du  corps.  Cette  partie  repré- 
sente la  membrane  cellulaire  de  cet  animal  monocellulaire.  (E.  van 
Beneden,  1869.) 

Sous  cette  membrane  on  distingue  nettement  une  couche  assez 
résistante,  formée  d’une  substance  transparente  et  dépourvue  de 
granulations.  C’est  dans  cette  couche  que  se  produisent  les  stries 
parallèles  d’où  résulte  pour  l'animal  cet  aspect  fibrillaire  que  l’on 
saisit  avec  de  forts  grossissements.  C’est  quand  la  Grégarine  se  con- 
tracte que  l’on  voit  apparaître  ces  stries,  qui  disparaissent  dès  qu’elle 
est  en  repos.  Leidy,  Ray,  Lankester  et  van  Beneden  croient  que  la 
substance  qui  constitue  cette  couche  jouit  essentiellement  de  la 
contractilité,  et  que  c’est  elle  qui  intervient  dans  la  production  des 
mouvements  dont  l’animal  est  susceptible. 

La  cavité  du  corps  des  Grégarines  est  remplie  d’une  matière 
granuleuse,  formée  d’un  liquide  visqueux,  transparent  qui  tient  en 
suspension  de  fines  granulations  arrondies,  très-réfringentes  et  lé- 
gèrement jaunâtres.  La  quantité  de  granules  dont  le  liquide  est 
chargé  augmente  avec  la  dimension  des  Grégarines  ; aussi  l’opacité 
de  l’animal  est  d'autant  plus  grande  que  ses  dimensions  sont  plus 
considérables.  Ce  liquide  granuleux  est  très-mobile,  et  on  le  voit 
avec  les  granules  se  déplacer  à l’intérieur  de  la  membrane,  pen- 
dant que  l’animal  exécute  ses  mouvements. 

On  distingue  toujours  un  noyau  nucléolé  dans  le  liquide  granu- 
leux. Il  a normalement  une  forme  ellipsoidale  régulière,  et  ses 
dimensions  varient  avec  celles  de  la  Grégarine.  Ce  noyau  n’est  pas 
un  corps  solide  dépourvu  de  membrane,  comme  le  pensait  M.  de 
Frantzius.  En  isolant  le  noyau  et  en  le  soumettant  à une  pression 
croissante,  on  voit  à un  moment  donné  une  déchirure  de  la  mem- 
brane SC  produire  et  le  contenu  liquide  du  noyau  s’écouler  par 
la  fente  qui  s’est  produite.  La  membrane  du  noyau  est  très-mince, 
et  c’est  ce  qui  rend  compte  des  modifications  de  forme  que  subit  la 
vésicule,  lorsqu’une  pression  extérieure  vient  à agir  sur  elle. 

Une  seule  Grégarine  peut  s’enkyster,  et  le  fait  fréquent  de 
l’existence  de  deux  masses  granuleuses  dans  un  même  kyste  s’ex- 
plique par  la  division  du  contenu  de  la  Grégarine  enkystée  et  non 
par  la  réunion  de  deux  Grégarines  dans  un  seule  et  même  kyste. 
A la  suite  d’une  sorte  de  fractionnement  des  masses  granuleuses 
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dos  kystes,  cos  masses  se  Iransformeiit  en  petites  vésicules,  qui 
elles-mêmes  donnent  dit-on  naissance  à des  psorospermies  ou 
pseudo-nav icelles  ; Lieberkühn  a montré  que  les  psorospermies  pro- 
duisent des  corps  tels  que  ceux  que  l’on  appelle  Amibes,  et  il  pense 
que  ces  amibes  elles-mêmes  se  transforment  en  Grégarines  ou  en- 
gendrent les  Grégarines.  Mais  cette  dernière  phase  de  l’évolution 
de  ces  êtres  est  encore  problématique. 

Le  contenu  granuleux  des  kystes  est  d’abord  une  sphère  unique, 
toujours  dépourvue  de  noyau,  et  tes  deux  masses  arrondies  flue 
l’on  observe  fréquemment  dans  les  kystes  proviennent  des  pre- 
miers, à la  suite  d’une  segmentation,  telle  que  colle  du  vilelliis.  Un 
sillon  apparaît  d'abord  à la  surface  de  la  sphère  granuleuse,  sur 
laquelle  est  appliquée  immédiatement  la  paroi  du  kyste.  Ce  sillon 
s’avance  progressivement  vers  le  centre  de  la  sphère,  et  finit  par 
la  diviser  en  deux  parties;  chacune  d'elles  a la  forme  d'une  demi- 
sphère  et  elles  sont  accolées  l'une  A l’autre  par  leur  surface  plane. 
Mais  bientét  le  diamètre  du  kyste  s’accroît;  un  espace  qui  se  rem- 
plit d’un  liquide  limpide  et  incolore,  au  fur  et  à mesure  qu'il  se 
orme,  apparaît  entre  la  paroi  du  kyste  et  la  surlace  des  deux 
masses  granuleuses,  qui  perdent  peu  A peu  leur  forme  de  demi- 
sphère,  pour  s’arrondir  progressivement.  Le  diamètre  du  kyste 
continue  A s’accroître, _ et  les  deux  masses  finissent  par  devenir 
l’une  et  l’autre  un  globe  parfaitement  arrondi.  Tous  ces  change- 
ments se  produisent  sur  le  porte-objet  du  microscope.  (E.  van 
Beneden.) 

Après  celte  division  de  la  sphère  primitive  en  deux  globes,  la 
paroi  du  kyste,  formée  de  plusieurs  couches  concentriques  d’uiie 
substance  diaphane,  se  désorganise  en  une  matière  granuleuse 
molle,  après  que  chacun  des  deux  globes  s’est  entouré  d’une  nou- 
velle membrane.  Les  globes  s'agrandissent  peu  A peu,  en  même 
temps  que  leur  enveloppe  s-’èpaissit.  Dès  lors,  on  reconnaît  dans 
chacun  d’eux  un  nouveau  kyste  dont  le  contenu  va  se  diviser  A son 
tour.  (E.  van  Beneden.) 

805.  Depuis  Dujardin,  beaucoup  d’auteurs  ont  rangé  les  Éponges 
parmi  les  Ithizopodes.  .Mais  les  parties  molles  des  premières  ont  des 
cellules  nuclèèes,  des  œufs  et  des  capsules  ou  ovules  niAles  dans 
lesquels  se  forment  des  spermatozoïdes,  des  ouvertures  d’ingestion 
alimentaire  en  nombre  plus  ou  moins  grand,  des  cènes  d’égestion 
ciliés  A l’intérieur  (Lieberkdhn),  un  système  de  canaux  parcourant 
tout  le  corps,  etc.,  organes  qui  manquent  aux  Bhizopodes. 
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AI;T.  II.  AMUAl'X  RIIIZOPOUES. 

864.  Les  Rhizopodes  sont  aujourd’hui  considérés,  par  Rujardin, 
Perly,  Victor  Carus,  Claparède  et  l.achmann,  etc.,  comme  consti- 
tuant une  classe  à part,  rangée  entre  celle  des  Spongiaires  et  celle 
des  Infusoires  dont  on  la  sépare.  Ils  sont  ordinairement  microsco- 
piques, leur  corps  est  sans  bouche,  formé  d’une  substance  molle, 
contractile,  s’étendant  en  eApansions  rétractiles  dilvs  pseudopotlrs. 


1.  Piagiophryn  cylindrica  (<4c(inoplir)'4‘ii  ircau  douc<‘).  —8.  Avtinophryê  tenuipi-n.  Cl. 
fit  L.  (Ai’Unophryen  d’enii  douen).  ^ 5.  Arrella  patetts.  H.  o(  h.  (Uhizostonie  mnihieii, 
d’eau  douce). 


Il  y a des  Rhizopodes  qui  ont  une  coquille  criblée  de  pores,  par 
lesquels  passent  les  pseudopodes,  cl  à une  ou  à plusieurs  loges;  ce 
sont  les  Foraminiféres,  tant  Pohjthalames  que  MonoUtalanies. 

D'autres  ont  des  cellules  jaunes  et  des  spiculés  siliceuses  dans. la 
masse  du  corps  ; ce  sont  les  Echinorystides  {Acantltoniètrcs,  Tha- 
lassicoles,  Potyci/stines). 

D’autres  encore,  manquant  de  ces  organes,  ont  des  pseudopodes 
qui  se  soudent  souvent  ensemble  ; ce  sont  les  Gromides. 

Knfin  les  Proléenst,  comprenant  les  Actinophrijs  (fig.  216;  2)  et  les 
dmiie.siftg.  217;  1,2  et  4),  se  distinguent  par  leurs  expansiens 
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simples  et  sans  soudure  ou  ne  se  soudant  que  rarement.  On  prépare 
ces  animaux  comme  nous  l'avons  dit  page  556  et  ci-aprùs , 
pages  793  et  794. 

Dans  la  famille  des  Amibiens  on  distingue  les  Amibes  (Amœba) 
proprement  dites,  qui  n’ont  qu’une  seule  sorte  de  Psetulojxxles,  ne 
s'élargissant  pas  à l’extrémité.  Les  Podosloma  (fig.  216,  1, 2 et  4), 
ont  des  expansions  larges  servant  à la  locomotion  et  d'autres  fili- 
formes pour  attirer  les  aliments*.  Les  Pelalopus  se  distinguent  par 
l’étalement  de  l’extrémité  de  leurs  expansions  (fig.  217,  5}. 


I.'î  pI  i VadoAtoma  filigfrina,  Cl.  et  1>.  Oifférents  degrés  «rpxpansion  (eau  douce). 
5.  Petaiopus  diffliienit.  Cl.  et  I...  (d'eau  dom-e). 

Il  y a des  Amibiens  qui  sont  pourvus  d’une  coque,  soit  flexible 
{Pseudochlamys),  soit  non  flexible,  incrustée  ou  non  de  substances 
étrangères  qui  lui  sont  agglutinées.  Parmi  les  premières  comptent  les 
Difflugies,  et  parmi  les  dernières  les  Arcelles  (fig.  210,  5).  Dans 
VAi'cella  ]>alens,  le  diamètre  de  la  coque  est  de  0""“,05  environ. 


' Dans  toutes  les  ligures  d'animaux  microscopiques  que  contiennent  cet  ."irticle 
et  le  sulviinl,  les  lettres  ont  la  signirication  indiquées  ici  : 

II.  Le  nucléus. 

O.  La  Imuche. 

r.  Vaisseau. 

r.  r,  t a vésicule  contractile. 

U.  L'anus. 

Ces  figures  sont  généralement  dessinées  d’après  un  grossissement  de  300  & 
300  diamètres.  Toutes  celles  qui  ne  sont  pas  suivies  d'une  indication  spéciale 
sont  tirées  des  mémoires  de  Claparède  et  Laclinianii  [Études  sur  les  Infusoires 
et  les  Rliisopodes,  Mémoires  de  i Institut  de  Genève,  in-i*,  avec  planches,  1858- 
18M). 
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Parmi  les  Aelinophryens,  les  Actinophryg  émellent  des  expan- 
sions sur  toute  la  surface  de  leurs  corps,  dans  lesquelles  on  voit 
des  granules  toujours  en  mouvement,  il  y a des  espt^ces  larges  do 
un  demi-millimètre,  d'autres  n'ont  que  O™”', 02  comme  VAclinophryn 
tenuipes  (tîg.  210,  i). 

Ces  animaux  se  nourrissent  en  retenant  avec 
leurs  pseudopodes  les  infusoires  ou  autres 
objets  qui  les  touciicnt  ; les  pseudopodes  se 
raccourcissent,  et  la  substance  du  corps  s’étale 
autour  de  la  proie  jusqu’à  complet  englobc- 
ment.  Celle-ci  est  ensuile  graduellement  dis- 
soute. La  ligure  210,  2,  représente  \a  Plagio- 
phnjs  cylindrica,  Clap.  et  Lachin.  avec  un 
corpuscule  qu  elle  a enveloppé.  Leur  volume 
peut  dépasser  un  dixiéme  de  millimètre.  7,  *^7'"/“  'P' 

r r , , . »(ÿ/idi«.CI.ctL.  dansl'é 

Parmi  les  animaux  de  cette  classe  qui  se  ren-  lai  ordiiiaiin  de  reiraii" 
contrent  assez  souvent,  il  faut  citer  encore  les  Vrtmla.  Ce  sont  des 
(thizopodes  de  la  famille 
des  Aclynophryens , ha- 
bitant une  coque  mem- 
braneuse fixée  par  sa 
partie  postérieure  sur  des 
corps  étrangers,  sur  la 
tige  des  EpiüylU , par 
exemple , infusoires  ci- 
liés, qui  vivent  en  colo- 
nie sur  les  coquilles  de 
Paludines  (fig.  218). 

Les  Acanlhomèlres  sont 
des  ithizopodes  marins 
dépourvus  decoque, mais  “ AcanOiompira  palUda.Cl.  (llliiiiMiume 

. , . , ...  échinoovsiiJe  d’eau  de  mer). 

armes  de  spiculés  sili- 

ceu.ses  qui  viennent  se  réunir  au  centre  de  l’animal,  et  renferment 
un  pseudopode  dans  leur  canal  central,  indépendamment  de  leurs 
pseudopodes  libres.  Le  corps  même  de  V Acanlhometra  pnllula 
(fig.  219)  atteint  un  diamètre  de  0“"",08. 

Sur  les  objets  pris  dans  les  eaux  stagnantes,  il  est  des  Amibes qni 
se  remplissent  dcscorpusculcs  avoisinant , se  colorent  ainsi  et  se 
distendent  ainsi  jusqu’à  présenter  une  largeur  de  et  plus. 
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ART.  III.  — IHFCSOIBES. 


865.  Les  animaux  infusoires  se  classent  en  quatre  ordres  dont 
les  caractères  sont  résumes  dans  le  tableau  suivant  : 


1"  ORDRE 
ixrcMinKs  ciLtis 


/Corps  non  Hxé,  ou/ 

ne  Tétanique  {>arl  Une  bouche, 
moments ( 


rAHIILE) 

IParaméciens. 
Stento  riens. 
Buna  riens. 


\Pas  de  hoiirhe.  . . Leucophriens. 

Téftumenl  contractile  ou) 

liion;  riticiile,  KramUé;  ciU/Corps  flxr>  par  un  IVorüceUiens 

tn  «'riM,  en  pa»\  pédicule lÆiïS! 

|de  supoin  ni  de.  liBallam 

iDonelie  avec  ciU  en  iiiuustaclie.  . . . Tricliodicns. 


a/ 

I 


t*  onORE 
i.tri'»diaEs  sccKoas 
Des  cils  sur  Tembryon. 
plus  sur  l'adulte. 


f Avec  cirres  pjïi  Bouche Kéroniens. 

iruchel.  . . .^Cuirasse  résistante.  . Ervitiens. 

(Cuirasse  molle.  . . . Plœsconiens,  etc 


Dis  suçoirs Arinétiens. 


_ ORDRE  (Cd-ratiens. 

Wvsoihcs  ciuo-rL&QKUiis  Des  cils  et  un  on  plusieurs  llagellums  .(Péndfmens, 

(Diiiopliyses,  etc 

4*  ORDRE 

IsriSOlIlKS  rLACSLLia 

/ contractiles.  . . Euglénioiis. 

^l)n  ou  deux  llagellums  lo*/  (soudés  en  polypier 

Mooteurs.  mous,  pas  delTitguments nmeux Dinohriens. 

P^cHO  Ri  de  cils.  ç jsomlés  en  masse 

W'ommuncs Volvociens. 

Pas  de  téguments  distincts Mouadieiis. 


Quant  aux  Vibrioniens,  on  sait  que,  comme  les  Diatomées,  ce  sont 
des  végétaux  et  non  des  animaux  ; végétaux  infusoires  qui  se  ran- 
gent prés  des  algues  oscillariêes  et  dont  il  sera  question  dans  la 
section  suivante  de  ce  livre.  On  les  distinguera  aisément  des  iiifu- 
aoires  animaux,  ne  fiït-ce  que  par  ce  fait  que  l’ammoniaque  arrête 
les  mouvements  des  Vibrio,  des  Bactéries,  des  Spirillum,  etc.,  sans 
les  dissoudre,  taudis  quelle  dissout  les  cils  et  la  substance  du  corps 
des  aiiiinaiix  infusoii-es.  Ce  réactif  en  dissolvant  les  cils  seulement 
des  Zoospores  des  algues  sans  eu  rbanger  la  couleur  verte  ni  la 
forme,  permet  de  les  diflérender  des  infusoires  en  cas  de  doute. 

De  la  recherche  des  infusoires. 

866.  C’est  une  erreur  de  croire  qu’il  faut  cliercher  les  infusoires 
dans  les  eaux  pourries,  c'est  à peine  si  l’on  y trouverait  quelques 


Digilized  by  Google 


nBClIEllCIlE  DES  INFL'sOlRES  DA^S  l.'E.U'  "93 

monades  et  vibrions  ; bien  au  contraire , la  majeure  partie  des 
inrusoires  vivent,  ainsi  que  les  Syslolides  (voy.  p.  772)  dans  les 
eaux  stagnantes,  mais  pures , entre  les  herbes  submergées  et 
parmi  les  débris  vaseux  dont  ces  herbes  sont  recouvertes.  Il  fau- 
dra donc,  pour  se  procurer  le  plus  grand  nombre  des  infusoires 
recueillir  dans  des  vases  de  verre,  l’eau  et  les  herbes  aquatiques, 
notamment  les  Conferves,  les  lentilles  d’eau,  les  Cératopbylles,  les 
Callitriches,  etc.,  etc.,  des  localités  les  plus  différentes  et  dans 
toutes  les  saisons  de  l’année  ; car,  selon  ces  diverses  circonstances 
les  infusoires  ne  sont  pas  les  mêmes.  Les  eaux  stagnantes  sur  un 
sol  calcaire,  contiendront  avec  les  f.liara,  des  infusoires  qu’on  cher- 
cherait vainement  dans  les  eaux  d'un  canton  exclusivement  argileux, 
lesquels  d’ailleurs,  auront  aussi  leurs  animaux  particuliers,  do 
mémo  que  les  eaux  ferrugineuses,  celles  des  tourbières,  celles  des 
fossés  entourant  les  habitations,  etc. 

A certaines  époques,  on  cherche  en  vain  des  infusoires  qui  ne  se 
rencontrent  que  dans  une  autre  saison.  Les  l’éridiniens  paraissent 
vivre  exclusivement  au  printemps.  Le  Yolvox  se  trouxe  plus  ordinai- 
rement à cotte  même  époque  jusqu’au  commencement,  ou  parfois  à la 
fin  de  l’été,  etc.  Il  faudra  d’ailleurs  conserver,  en  les  étiquetant  avec 
soin,  les  bocaux  qui  contiennent  les  différentes  eaux,  et  les  explorer 
de  temps  en  temps  avec  la  loupe,  car  certaines  espèces  d'infusoires 
s'y  montreront  successivement,  et  s'y  mulliplicrout  quebpiefois 
beaucoup.  Quand  les  eaux  ont  été  mises  avec  les  herbes  aquatiques 
dans  un  vase,  on  voit  bientôt  certains  infusoires  ramper  ou  se  fixer 
aux  parois;  telles  sont  les  Vorticelles  simples  ou  composées,  le 
Stentor,  les  Arcelles,  les  Amibes;  on  peut  les  transporter  sous  le 
microscope,  au  moyen  de  la  plume  en  cuiller  dont  on  se  sert  pour 
racler  les  parois.  Un  peu  plus  tard,  cette  même  opération  peut  pro- 
curer dos  espèces  plus  nombreuses  d’infusoires  et  de  Systolides, 
quand  une  couche  do  llacillariées  et  d’Oscillaires  s’est  fixé  à la  pa- 
roi, et  que  la  plume  enlève  à la  fois  cette  couche  de  débris  qui  em- 
prisonne un  grand  nombre  de  petits  animaux. 

La  couche  de  débris  et  de  petits  algues  qui  recouvre  les  liges 
et  les  feuilles  submergées,  les  pierres  et  les  bi'ancbes  mortes  tom- 
bées au  fond  des  marais,  est  extrêmement  riche  en  organismes  mi- 
croscopiques ; il  faut  aussi  en  enlever  un  peu  avec  la  plume  en 
cuiller  pour  le  transporter  sur  la  plaque  do  verre  ; on  |)eul  encore 
racler  un  de  ces  objets  couverte  de  débris  avec  un  canif  ou  un  scalpel 
au-dessus  du  porte-objet.  (Dujardin,  1841-I84Ô.) 
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Pour  les  infusoires  qu’on  n’a  pu  obtenir  ainsi  eu  raclant  la  paroi 
du  (lacoii  ou  la  surface  des  végétaux  submergés,  il  faut  les  pêcher 
au  hasard,  soit  en  prenant  une  goutte  d’eau  en  un  point  quelconque 
du  vase,  soit  en  transportant  sur  la  plaque  de  verre  un  petit  paquet 
de  conferves  qq'on  y presse  pour  faire  tomber  l’eau  interposée,  et 
qu'on  enlève  ensuite,  afin  de  chercher  dans  la  mince  couche  d’eau 
abandonnée,  ce  qui  peut  s’y  trouver.  Les  eaux  colorées  en  vert  ou 
en  rouge  doivent  toujours  leur  teinte  plus  ou  moins  prononcée  à 
une  infinité  d'infusoires  de  cette  couleur,  qu'on  n'aura  pas  de  peine 
à se  procurer,  car  chaque  gouttelette  d’eau  en  contient  un  très- 
grand  nombre  ; ils  se  meuvent  ordinairement  d’abord  avec  une  vi- 
vacité trop  grande  pour  qu’on  puisse  bien  distinguer  le  filament,  ou 
les  filaments  flagelliformes  qui  leur  servent  d’organes  locomoteurs, 
et  qu’on  peut  signaler  comme  les  objets  les  plus  difficiles  à voir 
nelteinent  au  microscope.  Mais  souvent,  peu  à peu,  quand  l’eau  se 
concentrée  par  évaporation  nu  en  lui  ajoutant  des  traces  d’eau 
iodée,  etc.,  on  parvient  à les  mieux  observer. 

L’eau  qui  baigne  les  Oscillaircs  formant  une  couche  glutineuse  à 
la  surface  de  la  terre  humide,  au  bord  des  marcs  et  des  fossés,  ou 
simplement  l'eau  qu’oii  aura  conservée  sur  les  plaques  d'Osciilaires, 
enlevées  de  la  surface  du  sol  humide  et  ombragé,  ou  au  pied  des 
murs  humides,  sera  rempli  d’infusoires  avec  des  .Anguillules.  Le 
dépôt  brumUre  luisant  qu'on  voit  quelquefois  au  fond  de  l’eau  dans 
les  ornières  ou  les  fossés,  devra  être  recueilli  pour  l’obsen'ation  ; 
ordinairement  c'est  un  amas  de  Bacillariées,  mais  quelquefois  aussi 
ce  dépôt  est  compose  d'infusoires  ou  en  renferme. 

867.  t'.'e.st  parce  que  les  premières  observations  sur  les  Infusoires 
ont  eu  pour  objet  ceux  qui  se  produisent  dans  des  infusions  (ou 
mieux  dans  des  macéraliom,  car  elles  sont  faites  à froid)  qu’on  leur 
a donné  ce  iioiii.  Il  conviendra  donc  d'étudier  les  animaux  des  infu- 
sions , quoiqu’ils  ne  soient  que  la  moindre  partie  de  ceux  que 
nous  offrent  les  eaux  stagnantes,  et  quoique  d’autre  part,  il  n’y  ait 
pas  un  des  animaux  observés  dans  les  infusions,  qui  ne  se  trouve 
aussi  dans  l'eau  des  marais  et  des  fossés,  qui  est  déjà  une  véritable 
infusion,  et  qui  le  devient  de  plus  en  plus,  quand  on  la  conserve 
dans  un  vase  avec  les  herbes  aquatiques. 

Les  animaux  observés  dans  les  infusions  ariificielles  sont  souvent 
en  quantité  considérable  ; mais  ils  appartiennent  seulement  à qua- 
rante ou  cin(|Uante  espères  comprises  dans  les  genres  Amibe, 
Monade,  Amphimonas,  Cercomonas,  Hexamite,  Enchelys,  ïrichode. 


Digitized  by  Google 


IlKCIlEltCIlE  DES  INFUSOIRES  DES  5I\CÈR  VTIONS.  795 

Kolpodc,  Tradiolius,  Loxodo,  Plesconie,  Paraméde,  Glaucome,  Ki'- 
rone,  Oxylriqiie  cl  Vorticelle.  (Dujardin.) 

On  a Varié  de  mille  manières  la  nature  et  les  circonslances  des 
infusions , sans  obtenir  d'autres  modilications  dans  le  résultat 
qu'une  rapidité  plus  ou  moins  grande  dans  l'apparition  et  dans  le 
développeinenl  de  ces  petits  êtres,  et  la  coexistence  d’un  nombre 
plus  ou  moins  considérable  d’entre  eux. 

Les  infusions,  pour  donner  un  résultat  convenable,  doivent  être 
préservées  de  la  fermentation  putride  et  pour  cela  il  faut  éviter  que 
la  proportion  de  la  substance  mise  en  infusion,  ne  soit  trop  con- 
sidérable, surtout  eu  été,  quand  la  température  activerait  la  putré- 
faction. Il  vaudra  mieux,  dans  tous  les  cas,  mettre  l'eau  en  excès. 
On  devra  également  favoriser  l’accès  de  l'air  et  do  la  lumière  sur 
cette  infusion,  sinon,  il  s’y  développerait  des  moissures  et  non  des 
infusoires  ; mais,  il  faut  aussi  éviter  la  chaleur  des  rayons  solaires 
en  été.  (Dujardin.) 

On  avait  jadis  vanté  beaucoup  l'infusion  de  poivre  ; et,  en  effet, 
cette  infusion,  quand  l’eau  est  en  quantité  suffisante,  est  fort  riche 
en  animalcules;  mais  toutautre graine  broyée  de  même,  lechenevis, 
par  exemple,  peut  donner  un  résultat  semblable.  L'infusion  de  foin 
donnera  ]iresque  toujours  de  très-bons  résultats,  parce  qu’elle  ne  se 
pourrit  pas  facilement;  elle  pourra  bien,  d'ailleurs,  comme  celles 
des  autres  subslaiîces  végétales  sur  lesquelles  des  œufs  ont  été  dé- 
posés, présenter  quelques  Roliféres  et  même  d'autres  animaux  de 
classes  différentes.  Il  faut  bien  aussi  faire  attention  que  certains 
Diptères,  dont  les  larves  sont  aquatiques,  pourraient  être  venues 
déposer  leurs  œufs  à la  surface  même  de  l'infusion  qui  serait  ensuite 
peuplée  de  petites  larves,  dont  la  production  serait  totalement  dif- 
férente de  celle  des  vrais  infusoires. 

Une  infusion  végétale,  qu’on  a souvent  l’occasion  d’observer, 
c’est  l’eau  des  vases  de  fleurs  quand  la  putréfaction  n’est  pas  en- 
core survenue;  il  n’est  pas  rare  alors  d’y  voir  des  Paramécies  en  telle 
quantité  que  ces  infusoires  blancs,  longs  de  un  quart  de  millimétré, 
et  conséquemment  visibles  à l’œil  nu,  forment  des  nuages  à la  sur- 
face et  se  répandent  visiblement  dans  tout  le  liquide,  si  on  vient  à 
agiter  le  vase.  L’eau  des  bassins  ou  des  tonneaux  d’arrosage  dans 
les  jardins  deviendra  souvent  une  infusion  toute  semblable,  s’il  y 
est  tombé  par  hasard  une  certaine  quantité  de  feuilles  et  de  fleurs. 

Les  Paramécies  dont  nous  venons  de  parler,  sont,  avec  les  Vorli- 
celles,  ceux  des  infusoires  qui  so  prêtent  le  mieux  aux  expériences 
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(le  coloration  artificielle  pour  la  démonstration  de  leur  système 
digestifs  el  de  leurs  cils  vibratiles.  A cet  effet,  on  ii’a  qu'à  délayer, 
avec  une  petite  goutte  d’eau,  un  peu  de  carmin  on  tablette,  et  à 
réunir  cette  goutte  de  liquide  rouge  avec  la  goutte  d’eau  contenant  ' 
les  Paramécies  ou  les  Vorticelles.  Le  carmin,  composé  de  particules 
de  0“““,Ü02  environ,  se  répand  dans  tout  le  liquide,  puis  entraîné  par 
les  tourbillons  excités  dans  l’eau  par  les  cils  de  ces  animaux,  il  met 
parfaitement  en  évidence  la  présence  et  le  mouvement  des  cils  vi- 
bratiles ; ensuite,  successivement  poussé  par  le  tourbillon  avec  le 
liquide,  au  fond  de  la  cavité  buccale  de  l’infusoire,  il  s’y  accumule 
jusqu’à  l’instant  où  le  fond  de  la  cavité  se  trouve  isolé  par  le  rap- 
prochement des  parois;  le  i^armin  ainsi  renfermé  dans  une  cavité 
stomacale  globuleuse,  se  trouve  peu  à peu  transporté,  vers  le  con- 
tour externe  du  corps.  (Dujardin  1840.)  Les  aliments  des  infusoires 
peuvent  les  colorer  ainsi. 

De  l’elude  parliculiére  des  espèces  d'infusoires. 

868.  Il  ne  sera  pas  inutile  d'indiquer  ici  quelques-unes  des  es- 
pé(;os  appartenant  aux  principales  familles  des  infusoires,  dont  la 
connaissance  peut  servir  do  point  de  repère  dans  les  déterminations 
de  celles  qui  se  rencontrent  dans  les  rccbercbes  anatomiques  et 
autres,  faites  à l’aide  du  microscope. 

Les  Vorticclliens  (fig.  220)  sont  contractiles,  et  ont  aulour  de 
la  bouche  des  cils  disposés  clrculairement,  qui  produisent  un  tour- 
billon dans  l’eau.  Suivant  Ehrenberg,  l’apparence  du  mouvement 
rotatoire  est  due  à la  disposition  des  cils;  ceux  des  Vorticelliens 
sont  supportés  cliacnn  par  un  bulbe  qu’ils  peuvent  mouvoir  en 
toussons  au  moyen  de  fibres  musculaires,  de  manière  que  chaque 
cil  décrit  un  trajet  en  forme  do  cône,  dont  le  bulbe  forme  le  srmi- 
met.  Si  l’on  reganle  ces  cils  disposés  circulairement,  leur  mouve- 
ment produit  l'apparence  d’une  roue  qui  tourne  (fig.  221,  2). 

Les  infusoires  de  cette  famille  sont  divisés  en  ])lnsiem's  genres 
renfermant  des  espèces  nombreuses. 

On  les  trouve  dans  l'eau  limpide,  dans  l’eau  de  mer,  sur  les  len- 
tilles d’eau  à la  fin  de  l'été,  principalement  sur  les  feuilles,  sur  les 
coquillages  aquatiques,  les  amas  d’œufs,  les  larves  des  insectes 
(surtoul  la  Vorücella  convaUaria).  IMusieurs  macérations  végétales 
en  été,  les  eaux  stagnantes,  les  conferves  et  les  dépouilles  des  in- 
sectes, les  infusions  dans  l'eau  de  mer,  les  feuilles  déplantés  aqua- 
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tiques  en  portoiil  souvent.  Il  est  dos  cspèecs  qui  forment  des  touffes 
grisAtres  apercevables  à l'œil  nu,  à la  surface  de  divers  corps  plon- 
gés dans  l'eau  des  bassins,  des  aquariums,  etc. 

Les  Scyiiliidia  sont  des  vorticollines  sessiles  dont  la  partie  pos- 


Fig.  îâl.  — Famillr  dos  VorticcHicns.  — i.  Cnrchfxium  ephtylis.  Cl.  ol  L.,  vivant  snr 
des  corps  d'origino  organique,  etc.,  plongés  dans  l'eau.  — ï.  Epittyiit  invftQinnUi.  CI. 
cl  L.  (JcUiché  de  son  pédicule  et  libre. 

térieure  est  munie  d’une  ventouse  fixant  l'animal  aux  objets  étran- 
gers (fig.  222,  2).  On  les  trouve  surtout  sur  la  peau  et  sur  les  co- 
quilles des  mollusques  d’eau  douce. 

Les  Cothumia  sont  des  vorlicellines  cuirassées,  possédant  une 
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coque  fixée  sur  les  objets  éliHiigers  par  sa  parlic  postérieure.  On 
les  voit  sur  les  crustacés  et  les  plantes  d’eaux  douces  et  marines. 

La  C.  compressa  s’observe 
dans  l’eau  de  mer,  sur  les 
algues , sur  les  bryozoai- 
r.'s,  etc.  (fig.  222,  1). 

Les  Orytrichiens  ont  une 
cavité  digestive  qui  est 
grande  et  pourvue  parfois 
d’un  anus.  Beaucoup  d’es- 
pèces de  celte  famille  se  rencontrent  dans  les  préparations  micro- 
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scopiques  exigeant  l’observation  directe  des  objets  longtemps  plon- 
gés dans  l’eau. 

Les  O njtricha  ont  des  cirrhes  marginaux  et  d'autres  ambulatoires 
en  séries,  la  parlic  anlérieure  du  corps  non  prolongée  en  roslrc 
hérissé  de  soies.  L’O.  Gibba  (fig.  223,  2)  se  rencontre  souvent 
parmi  les  plaqtes  et  autres  corps  plongés  dans  l’eau  douce.  Elle 
peut  atteindre  une  longueur  d’un  dixiéme  de  millimétré  et  plus, 
accompagnée  ou  non  de  VOrytricha  caudala  (fig.  223,  1)  et  autres. 

Les  Stylmiychia  Ehr.  ou  Kerona  Millier,  ont  des  cirrhes  marginaux 
et  des  pieds  en  crochels  non  distribués  en  séries  régulières.  On 


• Infustohes  do  la  famille  des  VoiiioeUlons.  — 1.  Trichotlinn  mitra.  Stebold.  vue  tle 
rAlô.  — Le  mômo,  vu  par  son  oxlrémilt!'  <paia<:ites  des  planaires,  des  branchies  de 
poisson»,  elr.).  Vt»y.  p.  'îlO  la  si^niificalion  dos  lellrcs. 

**  t.  Cothurniu  cuinprossa.  — i.  Scypliidia  pliysaniin.  Lachni. 
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trouve  souvent  dans  les  eaux  douces,  parmi  les  oscillariêes,  etc.,  le 

1 » 3 


Fig.  — Inrusoires  dr  la  ramillc  des  txytmhieiis.  — i.  Orjiii  U f.a  cainfata,  thi . — 
2.  Ojytnrha  gibba,  Ehr.  Clap.  cl  Lacli.  — 3.  Sitjlonychia  wtjdliis.  Fl  r. 


Fig.  221.  — Famille  des  Oxytmliitiis.  — 1.  Eu|dote.s  Charoii.  Elir.  — ?.  Asptdù<n 
iurri(a.C\.  el  L.  esEhr.,vu  de  fiicr.  --  3.  l.c  même,  tu  de  pi-nlll.  — i.  Aspidinca 
dcada.  CK  et  L.,  \u  de  face.  ^ S.  Le  même,  vu  de  dos.  — G.  Le  même,  de  profil. 
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SI.  OU  K.  mylilut  0.  Müller  qui  s'y  meut  en  pirouettant,  et  atteint 
jusqu’à  2 dixièmes  de  millimètre  de  long  (fig.  22â,  3). 

Les  Euplotes  n'ont  pas  de  cirrlics  marginaux,  mais  ont  des  cièrlies 
frontaux,  des  pieds  crochets  ventraux  et  point  sur  le  dos.  L’E. 
Charon  Elir.  (tig.  224,  t)  a une  carapace  sillonnée  de  côtes  gra- 
nulées, 10  pieds  crochets,  5 pieds  rameurs  et  4 soies  non  rami- 
fiées. Il  est  très-commun  parmi  les  corps  plongés  dans  les  eaux 
douces  et  même  dans  l'eau  de  mer. 

Les  d.vptdi.ica  se  distinguent  parla  présence  de  cirrhes  marginaux 
et  de  cirrhes  frontaux  avec  des  pieds  crochets  seulement.  L'A.  lur- 
rila  ou  Euplotes  turritus,  Ehr.,  est  remarquable  (lig.  224,  2 et  3) 
par  sa  carapace  sans  côtes,  mais  surmontée  d’une  épine  longue  et 


Fig.  — 1.  Tintinnuit  [Vagiiticola)  inquUinuâ.  Ehr.  de  mer.  10.  Tittitninu 

tafffnula,  Cl.  cl  L.  d'eau  de  mer.  Famille  des  tiniinnoldcs.  G*  famille  des  infiisoircs 

recourbée  en  arrière.  II  se  meut  vivement  sur  les  débris  végétaux 
venant  des  eaux  pures. 

L’A.  cicada  (fig.  224,  4,  5 et  6)  a une  carapace  sans  épine,  à 6 
ou  8 côtes  longitudinales  ; elle  est  assez  commune  dans  les  eaux 
douces  slagnantes,  très-agile  et  très-petite. 

Les  Tintinnus  ou  Vaginicola  ont  un  fourreau  chitineux  incolore 
comme  les  Colhnmies  (page  798),  au  fond  duquel  l'animal  est  atta- 
ché par  un  pédicule  grêle,  homogène,  contractile,  dans  lequel  ne 
pénètre  pas  la  cavité  du  corps.  La  plupart  vivent  dans  l'eau  douce, 
où  ils  nagent  avec  impétuosité,  et  ils  traversent  comme  une  flèche 
le  champ  du  microscope  assez  souvent  pendant  qu'on  obseiTC  des 
œufs,  des  larves  on  autres  corps  venant  de  la  mer.  Le  Tintinnus  in- 
(juilinus  Ehr.  ou  Vaginicola  inquilina  Dujardin  (fig.  225,  1)  est 
commun;  son  fourreau  est  cylindrique,  homogène,  atténué  et 
tronqué  en  arriére.  Le  fourreau  est  au  contraire  ventru  dans  le  T 
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lagenula  (fig.  225,  2)  qui  esl  assez  commun  aussi  dans  les  flaques 
d’eau  de  mer. 

Dans  la  famille  des  Stentoriens,  caractérisés  par  la  situation  de 
leur  anus  qui  esl  en  avant,  etc.,  et  par  l’existence  d'une  coque,  pen- 
dant une  partie  de  leur  vie  au  moins,  il  faut  signaler  surtout  les 
Stentor  proprement  dits.  Ils  se  rencontrent  fréquemment  parmi 
les  objets  qui  viennent  des  eaux  stagnantes. 

Leur  corps  est  tronqué  en  avant  et  les  cirres  buccaux  garnissent 


Fig.  — 1.  Kondtftostoma  juitent  Clap.  Lach.  ex  Dujardin.  — 4.  Leucojihrys 
jtniula  Ehr.  (eau  douce).  — Metopua  Sigmoidea  Clap.  et  Lach.  des  «itangs  (tous  trois 
de  )a  fainitle  des  Bursariens).  — 5.  Cotept  utteinnim,  vu  de  proQI.  (Claparède,  IttfU’ 
soirea,  pl.  xri.) 

le  pourtour  de  cette  troncature.  Ils  sont  souvent  fixés  parleur  extré- 
mité postérieure  aux  corps  solides  et  s’étalent  alors  en  prenant  une 
forme  Irès-caractérislique  de  cornet  d’oublie  ou  de  trompette  et 
une  longueur  considérable.  Parfois  aussi  on  les  trouve  nageant  li- 
brement, à reculons  généralement,  en  ramenant  en  dedans  leurs 
cirres  buccaux  et  en  prenant  une  forme  plus  ou  moins  sphéroî- 
dale  par  contraction  de  la  partie  postérieure  du  corps. 

Les  Leiicophrys  Elir.  ressemblent  à dos  Stentor  qui  seraient  libres 
et  raccourcis  au  lieu  d’ôlre  fixés  par  l’arriére  du  corps.  Ils  vivent 
souvent  dans  les  mêmes  milieux  que  ceux-ci.  Le  L.patula  (Bursaria 
G.  Ro«is.  — Uicro»»|)c.  51 
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patula  Ouj.  ou  vireiu  Perly)  atteint  une  longueur  de  et  par- 

fois plus  (fig.  226,  4). 

Les  Spirostomum  sont  des  Burtarient  de  forme  allongée,  abon- 
dants parmi  les  plantes  qui  croissent  dans  les  eaux  stagnantes.  Tel 
est  le  Spiroitomum  teres  qui  atteint  une  longueur  de  2 à 5 dixièmes 
de  millimètre  (flg.  227,  1). 

Les  Plagiotoma  sont  des  Bursariens  à corps  comprimé  plus  ou 


Fig.  til.  Famille  des  Bursariens.  i,  Spiroitomum  teres.  CI.  el  L.  (dans  les  Lemna). — 
Plagiotoma  cordifonais,  Cl.  et  L.  ex  Ehr.  (dans  le  rectum  des  grenouilles).  — 10. 
Plagiotoma  cuit  Cl.  et  L.  {Paramecium  coli  Nalmsten)  dans  Finteslin  des  individus  at> 
teints  de  diarrb^.  (Claparède.  Infusoires,  pt.  xt.)  Voy.  p.  790  Texp  ication  des  lettres. 

moins  circulaire  ou  ovalaire,  avec  des  cirres  buccaux  dans  un  sillon 
spiral.  Il  en  est  qui  vivent  dans  l'eau,  mais  la  plupart  se  trouvent 
dans  le  mucus  intestinal  des  invertébrés  et  des  vertébrés,  dans 
celui  des  mollusques,  dans  la  cavité  ventrale  des  lombrics,  etc. 

Le  Play,  cordiformi»  {Burmria  cordiformit  Ehr.)  par  exemple, 
qui  a la  forme  d'une  coquille  A'Helix  et  a une  largeur  de  0™°',1  et 
plus,  habite  la  dernière  partie  de  l’intestin  des  batraciens  avec 
d'autres  Bursariensdu  genre  Balentidium  (B.  entoxoonEhr.).  (voy.  la 
lig.  228,  5). 

Le  PI.  coli  (Paramecium  coli  Nalmsten)  vit  dans  le  gros  intestin 
de  l’homme  pendant  la  durée  de  certaines  formes  de  la  diarrhée 
et  atteint  une  longueur  de  0“"",40  (fig.  227,  7>). 

Les  Kondylostoma,  tels  que  \eKond.  imtens  (fig.  226,  1)  qui  atteint 
jusqu’à  0"““,40  sont  des  Bursariens  de  forme  alinngée,  ce  qui  les 
fait  ressembler  au  premier  aboi'd  .aux  Oxytriques.  Les  deux  bords  de 
la  bouche  sont  garnis  de  cirres,  plus  grands  que  les  cils  du  corps. 
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Les  Melopxu  resseiiibleiit  aux  Paramécies,  mais  leur  bouche  est 
bordée,  comme  sur  les  Bursariens,  de  cirivs  bien  plus  forts  que  les 
cils  du  corps  et  de  plus  recouvrent  la  partie  antérieure  de  celui-ci. 
Le  M.  sigmoïde  (fig.  22C,  2) , dont  le  corps  est  recourbé  en  Set  aplati, 
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Fig.  m \ 

SC  trouve  parmi  les  divers  objets  microscopiques  qui  si’qounient 
dans  les  eaux  douces  stagnantes. 

Les  Bursaria  sont  caractérisés  par  leur  forme  ovoïdalc ou  d'urne, 
avi  C une  vaste  poche  buccale  infundibulaire  qui  est  bordée  de  cils 
sur  son  pourtour  et  dont  la  cavité  renferme  en  outre  une  crête  por- 
tant des  cirres  plt  s vigoureux,  ce  qui  les  caractérise  surtout.  La 

* Burtana  tiecorn  Cl.  cl  K.  (üVau  douce).  Famille  des  Diii-sariens.  — Paraffiecium 
fflnurum  (fairiülc  des  Kolpo 'éens).  — Â.  BalanHdium  entosoon  <1.  cl  h.  (Bunaria 
rn/osoon  Fhr.).  Dans  l'intestin  des  sfrenoiiillcs  avec  les  Plagiotoma  (ramitin  des  Bursa- 
Heiis.  — 4.  Strombidion  êulcntnm  Cl.  cl  L.  d'eau  de  mer  (famille  des  llalléricns).  - 
I).  1^  m inc,  vu  de  face.  — (>  ct7.  HnUeria  grandinetla  Duj.  (d'eau  douce),  fanlille' 
dc'i  llal-t  riens.  — 8 et  9.  Halterin  pnlcjr  Cl.  et  L.  d’eau  de  nier.  (Claparède,  lnfu%oirep^ 
pl.  lin.) 


Digitized  by  Google 


804  PRÉPARATIOS  DES  KOLPODES  ET  DES  PARAMÉCIES. 

Bursaria  décora  (fig.  228,  1)  se  rencontre  souvent  parmi  les  objets 
microscopiques  venant  des  eaux  stagnantes  et  atteint  une  longueur 
d'un  demi-millimètre  au  moins. 

Les  Varamecium  sont  des  infusoires  portant  des  cils  sur  tout  le 
corps,  mais  dont  la  bouche  latérale  n’a  ni  lèvres  membraneuses,  n* 
soies  faisant  saillie  ii  l'exlérieur.  On  en  connaît  plusieurs  espècestelles 
que  les  P.  aurelia,  bursaria,  putrina,  glaucum  (fig.  228,  2),  etc., 
qui  se  trouvent  dans  les  eaux  douces  et  de  mer,  altérées  ou  non. 

Les  Paramécies  sont  membraneux,  longs  et  peu  aplatis  Muller  a 
trouvé  les  Paramécies  dans  les  fossés,  parmi  les  lentilles  d’eau,  en 
juin,  novembre,  décembre,  dans  les  mares  couvertes  de  matières 
vertes  (fig.  229  , 1).  Kn  automne,  ils  abondent  dans  l'eau  de  mer, 
dans  celle  des  marais  ; ils  se  développent  aussi  en  trois  ou  quatre 
jours  dans  plusieurs  infusions. 'Le  Par.  oure/ia,  se  rencontre  sur- 
tout trés-fiéquemineiit. 

Les  Cyclides  (Cyclidium)  sont  de»  animalcules  de  forme  aplatie 
ronde  ou  ovale.  Leur  transparence  est  très-grande.  On  connaît  les 
Cyclidium  glancoma,  scmlillans  (Glaucoma  scintillans  E.),  planutn, 
elongatum,  etc.  (fig.  229,  5).  On  en  trouve  dans  l'infusion  de  foin 
et  dans  les  eaux  stagnantes.  On  peut  en  rencontrer  parmi  les  len- 
tilles d'eau. 

Les  Külpodes  (genre  Kolpoda)  varient  beaucoup  dans  leurs  di- 
tuensious  et  leurs  formes  extérieures  (fig.  228,  2).  On  les  trouve 
dans  l’eau  salée  , les  lentilles  d'eau,  l’eau  de  mer , l’infusion 
de  cliénevis.  Le  K.  cucullus  se  trouve  l’été  dans  diverses  infusions 
végétales,  et  dans  les  macérations  de  foin  dés  le  troisième  ou  le 
quatrième  jour. 

Les  Kolpodes,  les  Cyclidium,  les  Pleuronema  ont  une  longueur 
qui  ne  dépasse  pas  quelques  centièmes  de  millimètre. 

Les  Pleuronema  se  distinguent  surtout  des  Cyclidium  par  In  pré- 
sence d’un  faisceau  de  soies  implantées'  sur  le  cété  Ycniral  du  corps 
et  se  dirigeant  vers  les  soies  qui  sortent  de  la  bouche.  Quand 
l’animal  nage,  les  soies  sont  appli(|iiées  contre  le  corps  dans  le 
sillon  ventral.  On  les  trouve,  telles  que  le  PI.  chrysalis  (fig.  228,6), 
dans  les  eaux  douces  stagnantes  surtout,  et  aussi  dans  l'eau  de  mer. 

Les  infusoires  du  genre  Gonium  forment  des  amas  de  couleur 
verte,  en  forme  de  plaipie  quadrangulaire.  Leur  propagation  s’o- 
père par  la  segmentation  transversale  d’un  individu  en  plusieurs 
autres.  Observés  isolément , la  plupart  ressemblent  aux  Volvox 
et  se  meuvent  lentement.  Le  plus  commun  dans  les  eaux  stagnantes 
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OÙ  vivent  des  Cercaires,  des  Yolvox,  etc.,  est  le  [Gmium  pectorale. 
Ils  appartiennent  au  groupe  des  volvociens.  (Voy.  p.  813.) 

Les  Ervilieru  ou  Dyitérieru,  sont  des  infusoires  assez  commun^, 
de  fortne  ovale  plus  ou  moins  déprimée,  ciliè.s  avec  un  pédoncule 


Fig.  «9 


ou  Style  court  en  forme  de  queue  ; presque  tous  sont  pourvus  d'une 
cuirasse  membraneuse  persistante.  Sur  les  Ervilia  ou  Ægiria  les 
deux  valves  de  la  cuirasse  sont  soudées  dans  presque  toute  la  lon- 
gueur du  dos.  L’Æ.  legumen  n’a  que  quelques  centièmes  de  milli- 
mètre (flg.  230, 2);  l'Æ.  oliva  atteint  0““‘,10  (fig.  230, 1 ).  La  plupart 
vivent  dans  l'eau  de  mer.  Les  espèces  sont  peu  nombreuses. 

Les  Iluxleya  se  distinguent  des  autres  Dystériens  par  l'absence  dp 


* 1.  Paramrcium  invcrtum  Cl.  el  Lach..  d*eau  douce.  — Kotpoda  parvifroriM 
Cl.  et  L.  — 5.  C.yclydium  t^hngotutn  Cl.  et  L..  d'eau  douce,  é mouvements  saccadés, 
allernanl  avec  des  périodes  d'immobilité  (famille  des  Kolpodéens).  — 4.  Huxteya 
eroMM  Cl.  et  L.  Des  eaux  de  mer  el  saiimtUrcs  (famille  des  Dystériens).  — 5.  Tricht/puê 
dy»leria  (fomilletles  Trachéliens).  — 6.  Pleuronrma  chrytaliê  Perty  {Pt.  croMta  et  ma- 
rine Dujardin).  — 7.  Halteria  volvox  Eichwald,  d'eau  douce.  Familles  des  Haitériena. 
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carapace.  Tel  est  VHuxleya  crasta  (fig.  229,  i).  Fresque  tous  vivent 
dans  l’eau  de  mer.  Comme  les  Trachéliens  et  les  Coleps,  dont  il  va 
être  question,  ils  happent  leur  proie  au  passage  sans  l'attirer  par 
un  tourbillon  produit  dans  l'eau  par  les  cils. 

1 


I 


Cl.  — Tnelutuphi/Uum  putillHm  Cl.  rt  L.  — î.  Ucrgmaria  o/or  Ehr.  (Irtt- 
rrpindiu).  — S.  Vutphyllnm  mr/ragrii  Dujardin. 

Parmi  eux  les  Trichopun  sont  comprimés  comme  les  Dystériens, 
mais  ne  sont  pas  cuirassés.  Ils  ont  des  cils  simulant  une  sorle  de 
pied,  et  la  b ouche  non  terminale.  Tel  est  le  T.  dysteria  Clap.  et 

Lach.,  qui  vil  dans  l’eau  de  mer  (fig.  229,  5). 

Les  Lacrymaria  n’ont  pas  le  corps  aplati  ; leur  bouche  est  termi- 
nale à 1 extrémité  d un  col  plus  ou  moins  long  avec  une  cou- 


SO.  — Famille  <ie«  Dytlériens.^  t.  Æ^iriVi  o/ira  Cl.  et  L.  D’eau  douce.  — S.  Æÿiri» 
leçumen  Cl.  et  L.  {Errilia  Ugumcn  Di^ardin)  d'eau  douce. 

Les  infusoires  trachéliens  n’ont  ni  pied  ni  cirres  buccaux  en 
spire,  ils  déglutissent  leur  proie  et  ont  un  corps  Irès-contruclé. 

» 
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ronno  do  cils  un  peu  eu  nrriôre.  L'anus  est  terminal  (lig.  232). 

Le  L.  olor,viridis  ou proteus  qui  est  très-répandu  parmi  les  objets 
provenant  des  eaux  douces  peut  dépasser  une  longueur  de  0°"°,10, 
et  SC  reconnaît  aisément  à la  longueur  de  son  cou  (flg.  251,  2).  \jù 
L.  lagcHula  qui  a un  cou  Ires-court  |(fig.  232,  4)  et  une  longueur  de 
0““,07  vit  dans  l’eau  de  mer. 

Les  Phialina  se  distinguent  des  précédents  par  leur  bouche  qui 
est  placée  dans  le  sillon  séparant  le  col  de  l'appendice  qui  le  sur- 
monte. La  Ph.  vermicularit  (fig.  232,  3)  n’a  guère  que  0““-,05  à 


Fig.  Soi.  — Famille  îles  Trachéliens.  — 1.  Provodon  gritem  Cl.  et  I...des  eaux  stagnantes. 
—S.  Urotricha  farda  Cl.  et  L,  des  eaux  stagnantes  et  des  infusions.  --  3.  Phialina 
vermicularis  Ehr.,  d'eau  douce.  — 4.  Lacrymaria  lagenula,  Cl.  et  L.  d'eau  douce. 


0°"°,06.  Les  rracAe/opAi///umressemblentbeaucoupauxLacrymaires, 
mais  ils  s'en  distinguent  de  suite,  en  ce  qu'ils  ont  le  corps  aplati  et 
non  cylindroïde,  et  qu'au  lieu  de  se  mouvoir  eu  tournant  sur  leur 
axe,  ils  rampent  et  glissent  sur  une  de  leurs  faces  comme  les  Chi- 
lodon  et  les  Loxophyllim.  Ils  portent  un  petit  appendice  en  avant 
comme  les  Lacrymaires,  mais  sans  la  couronne  de  cils  existant  sur 
ces  derniers.  Ils  vivent  dans  les  eaux  stagnantes  et  sont  parfois  de 
petite  taille.  Tel  est  le  Trackelophyllum  pusillum  (fig.  231,  1), 
qui  n’a  que  0'"“,04  environ.  (Voy.  page  290  l’explication  des 
lettres.) 

Les  Loxophyllum  sont  aplatis  comme  une  feuille,  si  ce  n'est  quand 
ils  sont  gonflés  d’aliments,  et  malgré  cela  il  reste  autour  d'eux  un 
limbe  aplati.  Ils  nagent  en  conservant  leur  forme  de  lamelle  étendue 
avec  ou  sans  inflexion,  mais  sans  se  traîner  en  tournant  autour  de 
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leur  grand  axe,  conune  le  peuvent  faire  les  Amphileplus  qui  nagent 
comme  eux.  Le  L.  meleagris  des  eaux  douces  stagnantes  (fig.  231 , 3) 
peut  atteindre  jusqu’à  0“‘"',3.  Il  nage  lentement. 

Les  Encheltjs  ont  en  général  la  forme  d’un  œuf  allongé,  avec  la 
bouche  à la  petite  extrémité,  et  l’anus  à l’autre,  tandis  que  les  Ho- 
lophrya  sont  aussi  larges  en  avant  qu’en  arrière,  et  ne  s’amincis- 
sent pas  en  pointe  vers  la  bouche.  L’Enchelgs  arciuUa,  qui  est  une 


1 


Kig.  353.  — 1.  Enchelyt  arcunta.  — 3.  Holophryn  ovum.  ~ 5.  Naisula  rubeu$t  vu  par  lo 
ciïtc droit.  (Clapari'do,  Infusoires,) 

des  espèces  (fig.  233, 1)  vivant  dans  les  mares  et  les  tourbières;  ne 
dépasse  pas.  0*“,08  de  longueur.  L’^^.  farcimen  Ehr.  est  au  moins 
moitié  plus  petit,  et  l’B.  pupa  Ehr.  atteint  jusqu’à  0““*,20. 

L'Holophrya  ovum  (fig.  233,  2)  a une  longueur  variant  entre 
0““,05  et  0““,12.  11  se  trouve  surtout  parmi  les  plantes  d’eau 
douce. 

Les  infusoires  du  genre  Nassula  ont  le  corps  à peu  près  cylin- 
drique, ou  mieux  ovoïde  non  aplati,  la  bouche  armée  comme  celle 
des  Prorodon  d’un  appareil  à déglutir,  mais  elle  est  terminale 
dans  les  premiers,  et  latérale  dans  les  seconds,  chez  qui  tou- 
jours une  notable  portion  du  corps  est  au-devant  de  la  bouche.  On 
les  trouve  dans  diverses  infusions  et  parmi  les  objets  ayant  vécu 
ou  séjourné  dans  les  eaux  douces  stagnantes.  Los  N.  ruben* 
ffig.  253,  3).  et  lalerilia  ne  dépassent  pas  0‘”“,05,  tandis  que  la 
N.  (lava  atteint  Ü“‘“,20. 

Les  Prorodon  se  distinguent  des  Holophrga  par  l’appareil  à déglu- 
tition de  leur  bouche.  On  en  compte  beaucoup  d'espèces,  progres- 
sant toutes  avec  vivacité  en  tournant  autour  de  leur  grand  axe.  Le 
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préparahon  des  hutériess. 

Pr.  griseus  atteint  jusqu’à  ainsi  que  plusieurs  autres 

espèces  (lig.  2ô2,  i). 

Les  Urotricha  sont  voisins  des  Holophrya  dont  ils  se  distinguent 
par  la  soie  de  l'extrémité  postérieure  de  leur  corps  qui  est  analogue 


FitC.  2^4.  ~ F;imille  des  Trachéliens.  —1.  Amithileptui  {Trui^heliiis  Fhr.  cl  Dujardin) 
Cygnut  Cl.  cl  \..  d cau  douce.  — t.  Lorodes  ro«/-iiw*  E)ir.  {Pclttcitia  roï/r«m.  Dujard.) 

à celle  des  Cyclidium.  VU.  farda  est  couverte  de  cils  qui  s’agitent 
comme  en  désordre  et  font  décrire  à l'animal  des  cercles  d’un 
petit  diamètre.  De  temps  en  temps  un  mouvement  de  la  suie 
saltatrice  la  porte  à une  petite  distance  par  un  bond  subit,  et  la 
soie  revient  à sa  position  oblique  habituelle.  Sa  longueur  ne 
dépasse  pas  0“““,02  (fig.  232,  2). 

Les  Loxodes  et  les  Chilodon  sont  des  infusoires  à corps  aplati, 
sans  cuirasse,  qu'on  trouve  surtout  dans  les  eaux  stagnantes.  Le  L. 
roslrum  à corps  recourl)é  en  cimeterre  avec  une  rangée  de  vési- 
cules contenant  un  corpuscule  trés-réfringent  (fig.  234,  2,  w)  at- 
teint parfois  une  longueur  de  près  de  0““,50.  (Voy.  la  notep.  290.) 

Les  Amphileptus  sont  des  infusoires  à corps  aplati,  allongé,  pou- 
vant devenir  globuleux  par  réplétion  alimentaire,  avec  une  bouche 
placée  à la  base  d’un  prolongement  ou  col,  [dus  on  moins  long, 
portant  une  crinière  de  cils  plus  forts  que  les  autres.  Il  est  des 
espèces  qui  atteignent  et  dépassent  même  une  longueur  de  1 millim. 

L'd.  cyynus  atteint  une  longueur  de  0"‘'",10  (fig.234,  I). 

869.  Les  infusoires  de  la  famille  des  Colépiens  se  distinguent  des 
Trachéliens  par  la  présence  d’une  cuirasse  formée  de  bâtonnets  so- 
lides disposés  en  treillis.  Cette  cuirasse  n’est  résistante  que  sur  les 
adultes.  Chez  les  jeunes,  elle  tombe  en  diffluence  comme  le  reste  du 
corps.  Le  corps  est  en  forme  de  tonnelet,  aplati  ou  non.  Le  Coleps 
uncinalus  {fig.  226,  3;  p.  801)  est  aplati  sur  le  côté  ventral  et  at- 
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toint  une  longueur  de  0"“,06.  Souvent  avec  lui  sont  des  Chetona- 
tus,  tube  digestif  bien  visible,  longs  do  O”™, 2 et  à corps  hé- 
rissé. 

Les  llaltériens  forment  une  famille  d'infusoires  n'ayant  des  cils 
vigoureux  qu'autour  de  la  bouche,  et  n'ayant  pas  de  disque  vibratile 
comme  les  Vorticelles.  Ils  sont  globuleux;  quelques-uns  ont  des 
soies  saltalriccs.  Ils  se  meuvent  presque  toujours  avec  une  grande 
rapidité.  VHalleria  gramlinella  Duj.,  très-commun  dans  les  eaux 
douces,  a une  largeur  de  0‘““,0l  à 0‘"“,03  (fig.  228,  G et  7.)  l/tf. 
volvox  s’en  distingue  seulement  par  une  zone  équatoriale  de  longs 
filaments  arqués  (fig.  229,  7),  et  par  un  volume  un  peu  plus  grand. 
VH.  pule.T  qui  vit  dans  l’eau  de  mer  (fig.  228,  8 et  9),  et  a des 
suies  implantées  dans  un  sillon  circulaire  n’atteint  que  0""°,0I5. 

Les  Slrombidion  ne  se  distinguent  des  Haltéries  que  parce  qu’ils 
sont  dépourvus  de  soies  sallalrices  et  nagent  sans  sauter.  On  on 
trouve  dans  les  eaux  douces  et  marines  où  ils  nagent  très-vite  en 
tournant.  Leur  volume  ne  dépasse  pas,'  celui  des  Haltéries.  (Yoy. 
P 805.) 

Le  St.  iulcalum  (fig.  228,  4),  qui  vit  dans  l’eau  de  mer,  tombe 
rapidement  en  diffluence,  dés  que  celle-ci,  étant  depuis  quelques 
minutes  entre  les  lames  de  verre,  commence  ù s’altérer  ; car  les 
organismes  les  plus  simples  vivant  librement  ne  sont  quelque  chose 
que  par  le  milieu  dans  lequel  ils  vivent,  comme  les  éléments  ana- 
tomiques dans  les  êtres  complexes 
ne  valent  que  par  leur  association 
avec  ceux  qui  les  entourent. 

870.  Les  Opo/ina  sont  des  infusoi- 
res allongés,  aplatis,  ciliés,  qui  ont 
été  considérés  par  plusieurs  auteurs 
commedes  larves  d’Helminthes.  Mais 
beaucoup  ont  un  vaisseau  ou  une 
vésicule  contractile,  comme  tous 
les  autres  infusoires  proprement 
dits  (fig.  2ÔO,  2,  oc),  et  un  nucléus 
(n),  qui  manquent  dans  les  larves 
des  Helminthes.  (Claparède  et  Laclr 
niann,  1859,  p.  373.) 

• InAisnirn  cili;».  — I . Opalina  liniala  Max  Schollie  (Jar»  laa  Nat»  cl  If»  grenouillca). 
En  voie  de  reproduction  nssiparetnn).  — î.  Opalina  reeurva  Cl.  et  L.  (Dans  le»  planaires], 
n.  I.c  nucléus.  l'c.  Vaisseau  contractile.  (Claparède  cl  Lachmann,  Infusoirts.) 
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Il  importe  de  les  coniiailre,  car  on  eu  trouve  dans  le  mucus 
intestinal  des  Batraciens,  de  beaucoup  d’An- 
nélides  et  de  vers  proprement  dits,  tels 
que  les  Planaires,  etc.,  parfois  on  quantité 
considérable.  L'O.  recurva  ( tig.  2Ô5 , 2 ), 
atteint  une  longueur  de  0"*“*,20.  L'O.  lineata 
des  grenouilles,  dos  Scyllis,  dos  Nais,  etc., 
est  plus  longue  (fig.  235, 1),  a le  corps  mar- 
qué d’élégantes  stries  longitudinales  et  se 
multiplie  par  division  transversale  avec  un 
nucléus  dans  chaque  segment  (n.  n). 

Les  Dicijema  sont  dos  animaux  parasites 
des  reins  des  Céphalopodes,  regardés  parfois 
comme  des  vers,  mais  reconnus  par  Clapa- 
rède cl  Lachmann  (1861)  comme  étant  des 
infusoires  ciliés,  voisins  des  Opalines  ainsi 
quele  montre  leur  mode  deTeproduction,  etc. 

Les  embryons  se  développent  dans  la  caiité 
du  corps  de  la  mère  qui  atteint  jusqu'à  2/5 
de  millimètre  environ.  Le  corps  est  mou 
mais  renforcé  de  plaques  dures  symétrique- 
ment placées  en  avant  (fig.  256). 

871 . L’ordre  des  Suceurs  ou  Acinétiens  (ordre  U ) comprend  les  in- 
fusoires qui  sont  munis  d'un  grand  nombre  de  suçoirs  rétractiles, 
qui  ont  des  cils  sur  le  corps  pendant  la  durée  delà  vie  embryonnaire. 


Fij,'.  '2T»G.  — Dicyfma  Uûlten 
Cl.  cl  L.  tlu  rein  de  VEledone 
cirrhosa  Uim.  rcnfennanl 
plu&iturs  cmbiyons. 


Fig.  1.  Podophrya  cyciopum.  C).  et  !..  ( .\cinélieti  à une  ic-siculc  contractile); 

trouvé  sur  un  Lemna  tninor.  — ’i.  Animal  de  la  inénic  espèce  ènictlanl  un  embryon  {b) 
et  membrane  de  la  cavité  (a)  fonnaul  un  prolapsus. 


mais  qui  en  manquent  à l’état  adulte  pendant  lequel  ils  sont  im- 
mobiles et  se  nourrissent  au  moyen  de  leurs  suçoirs.  Cet  ordre  se 
divise  en  plusieurs  genres,  distingués  les  uns  des  autres , selon 
qu’ils  ont  (Acineta,  etc.)  ou  non  (Podophrya,  Spheerophrya,  etc.) 
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une  coque,  qu'ils  forment  des  colonies  (Üendronoma,  etc.)  ou  non. 

Les  Pmloplirya  se  trouvent  sur  un  grand  nombre  des  objets 
inertes  ou  vivants  dans  l'eau  douce.  Les  uns  ont  le  corps  plus  ou 
moins  régulièrement  oviforine,  comme  le 
P.  cyclopum  (fig.  257,  1 et  2).  Les  autres 
l'ont  au  contraire  allongé  avec  plusieurs 
vésicules  contractiles,  comme  le  P.  elon- 
gala  (fig.  258).  Ils  tiennent  ordinairement 
leurs  suçoirs  immobiles  el  étendus  pen- 
dant fort  longtemps  sans  les  rétracter. 

872.  L'ordre  des  CAIio-flagellés  (ordre  III) 
comprend  des  infusoires  qui  ont  pour 
organes  locomoteurs  des  cils  disposés 
en  ceintures,  et  un  ou  plusieurs  flagel- 
lum.  Ils  se  trouvent  parmi  les  objets  sé- 
journant dans  les  eaux  douces  et  marines. 
A l'état  adulte  ils  sont  munis  d'une  cui- 
rasse, en  général  composée  de  deux  pièces, 
l'une  antérieure,  l'autre  postérieure.  Cette 
cuirasse  manque  dans  les  premières  pha- 
ses du  développement.  Ils  ont  un  nucléus,  mais  pas  de  vésicules 


Fig.  Î58.  — Ordro  de*  Suceurs, 
ramilles  des  .\cint4icns.Podo. 
phryo  eluntjata  T.l.el  L.,  vit 
sur  les  Faludines.  (Claparcüci 
Infusoires,  pl.  xxi,  flg.  11.) 


1 


Fig.  iô»  •. 


* Ordre  dc>  Cilin-nagetli^s.  Famille  des  Peridiniens.  — 1.  Ceratwm  eomutum  Cl.  et 
L.  (Crr.  hirunftinfUrt  îiujanl.  Peridinium  cornutum  Ehr.).  — 2.  Prorocenlrum  miians 
Ehr.,dc  IVau  de  mer. — S.  Oinophystsovata  Cl.  et  I..,  dans  Feaude  incr.  (Claparède,  et 
Lachmann,  Infusoires,  pl.  xz.) 
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contractiles.  Sur  les  uns,  les  deux'  moitiés  de  la  cuirasse  sont  à 
peu  près  égales  et  cornues,  tels  sont  les  Ceralium  (fig.  239, 
1 ),  etc.  Sur  d'autres,  ces  deux  moitiés  sont  tout  à fait  inégales,  tels 
sont  les  Di«o/</iys«  (fig.  239,  5),  etc.  Leur  longueur  est  en  général  de 


Fig.  ilO  •. 

0““,04  à 0“"‘,07.  11  en  est  sur  lesquels  la  cuirasse  ne  porte  pas  de 
sillon  transversal,  tels  sont  les  Porocenlrum  (fig.  239,  2)  qui  ont  le 
flagellum  placé  sur  la  partie  la  plus  antérieure  du  corps.  Leur  lon- 
gueur est  en  général  de  0“‘™,03  seulement. 

873.  Les  Infusoires  flagellés  ou  du  quatrième  ordre  se  distinguent 
par  la  présence  d’un  flagellum  sans  cils  vibratiles.  Ce  sont  les  plus 
simples  de  tous  les  infusoires  et  parmi  eux  on  a souvejil  rangé  des 
corps  reproducteurs  ciliés  mile  et  femelle,  des  algues.  (Voy.  le  ta- 


* ï>^nQbrtjon  Sertularia , sa  vésicule  contractile  (p.c.).  démontrant  la  nature 

animale  et  non  végétale  tieces  êtres  Ms  ont  aussi  en  avant  un  point  ronge  comme  les 
EttgUna  cl  la  masse  de  leur  corps  est  contractile.  — î.  Hodu  viridi»  Ehr. . mangeant  des 
vibrions,  inrusoires  flagellés  voisins  des  Eugîena,  qui  b*  trouvent  avec  les  Clonirrium 
et  beaucoup  d’autres  algues.  — !>.  F.uglfun  viridi$  Ehr,  exScbranck.  — 4.  EngUna  nem, 
avec  formation  des  petits  hfttonncLs  à l'intérieur  vers  l'époque  de  la  prodiiclion.  rc. 
Vésicule  coniraclilc.  — 5.  Phacu»  pt^uronectci  l)uj.ardin.  ISUzsch.  — ü,  7,8,  U.  Crypto 
glcna  (eaux  stagnantes).  (Voy.  p.  190  l’explication  des  lettres.) 
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blciui  de  la  classification  des  infusoires,  ci-dessus,  page  792.) 

On  trouve  aussi  parmi  les  Oscillariéeselautres  plantes  aquatiques 
le  Pliacus  [Eiigteiia)  pl&Uronectes  Duj.  IjCiir  vésicule  (fig.  240,  5 rc) 
contractile,  parsa  présence,  fait  considérer  ces  êtres  comme  étant  des 
animaux  plutôt  que  des  plantes.  {Claparède,  Lachmann  et  Carter.) 
L’existence  de  cette  vésicule  chez  les  Infusoires  et  les  Rhizopodes 
amibiens  est  le  plus  sûr  caractère  distinctif  entre  ces  animaux  et  les 
plantes  ; plusieurs  des  premiers  peuvent  en  effet  contenir  une  ma- 
tière colorante  verte  comme  les  végétaux,  et  être  tantôt  colorés, 
tantôt  incolores  selon  les  âges. 

La  figure  240  (5),  représente  VEiiglena  viridis  Ebr.,  avec  son 
flagellum;  ec  est  la  vésicule  contractile. 

G.  Tliurct  pense  que  les  Diselmis  {Chlamydomonas),  Goniiim 
Pandorina,  VoIvo.t,  Protococcus  pluvialis,  etc.,  doivent  aussi  être 
rangés  parmi  les  animaux  infusoires  et  non  dans  les  plantes,  malgré 
leur  couleur  verte,  en  raison  de  la  présence  de  leur  flagellum,  dif- 
férent des  cils.  (Voy.  p.  755.) 

Avec  les  Pliaciis  on  observe  souvent  beaucoup  de  Cryploglena 
Ehrenberg  (fig.  240,  6,  7,  8 et  9),  corps  représentés  par  une  cel- 
lule ovoïde  pleine  de  chlorophylle,  avec  un  /fuje/fiim  (9)  ciliforine, 
sortant  par  le  goulot  de  la  coque.  L’animal  perd  son  flagellum, 
tourne  dans  l’enveloppe  (6)  qui  se  fend  (7)  à une  certaine  époque, 
et  il  rampe  par  expansion  amiboïde  comme  les  Euglènes  (8).  On 
voit  aloi's  très-bien  leur  point  rouge.  Leur  enveloppe  ou  coque  est 
cassante,  brune  ou  incolore  d’une  espèce  à l'autre.  L'ammoniaque 
dissout  leur  flagelluvt  et  fait  cesser  aussitôt  leurs  mouvements, 
sans  dissoudre  cette  coque.  Les  Cryptomonas  ne  diffèrent  des  Cryp- 
toglena  qu’ils  accompagnent  parfois  que  par  l’absence  du  point 
rouge  dit  oculiforme.  On  trouve  beaucoup  de  leui-s  coques  vides 
dans  la  vase,  autour  des  amas  d'œufs  des  mollusques,  des  culici- 
des,  etc. 

874.  Les  infusoires  qui  composent  le  genre  Volvox  sont  parfois 
assez  grands.pour  être  vus  à l’œil  nu.  En  général,  il  mesurent  0““,  10 
à 0“"",50  et  0”'",90.  On  en  décrit  les  espèces  suivantes  : Volvox 
graniilum,  pilula,  socialis,  morum,  lunula,  vegetans,  globator,  dont 
plusieurs  ne  sont  que  des  phases  diverses  du  développement  de 
ce  dernier.  On  les  prépare  comme  il  a été  dit  page  557. 

On  les  trouve  dans  l’eau  douce  et  l'eau  de  mer  corrompue,  les 
marais  en  juin,  au  printemps  et  en  automne,  avec  la  Cercaria  vi- 
ridis (p.  782),  é la  surface  des  étangs  couverts  d'une  pellicule  d’un 
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vert  sombre,  en  septembre  et  durant  les  dorniers  mois  de  rannée. 
Muller  en  a trouvé  dans  l’eau  de  rivière  en  novembre  ; il  a aussi 
recueilli  le  Volvox  socialis  sur  le  Chara  vulgaris;  il  en  existe  dans 
les  mares  couvertes  de  Lemna,  dans  rinfosion  de  chènevis,  etc.  Les 
Volvox  ont  la  forme  de  sphères  creuses  renfermant  do  l’eau  dans 
leur  cavité  centrale,  et  dans  leur  couche  gélatineuse,  on  voit  les  in* 
dividus  sociétaires  qui  sont  munis  d'un  double  (lagellum,  et  ayant 
seulement  O™”, 01  ù 0""”,02  au  plus  de  large. 

Toute  la  colonie  nage  de  concert,  réunie  sous  cotte  enveloppe 
commune,  en  tournant  par  l’action  des  flagellum  saillant  au  de- 
hors. Elle  a deux  modes  de  reproduction,  l’un  sexuel,  l’autre 
asexucl.  Le  dernier  est  celui  qu’on  observe  le  plus  fréquemment. 
On  voit  dans  ce  cas  un  on  plusieurs  individus  grossir  notablement 
et  tomber  dans  l’intérieur  delà  cavité  remplie  d'eau.  Chacun  se 
segmente  en  deux  ou  en  quatre,  huit,  seize,  etc.,  etc.,  jusqu’à  ce 
que  le  nombre  des  segments  égale  le  nombre  d'individus  formant 
une  colonie.  Chaque  individu  a donc  donné  naissance  à une  de  ces 
colonies,  qui  ne  tardent  pas  à devenir  libres  par  la  rupture  de  l’en- 
veloppe commune.  Les  choses  se  passent  ainsi  pendant  une  longue 
suite  de  générations  ; mais  vient  un  moment  où  un  aulrq  mode  de 
propagation  est  mis  en  usage.  Comme  il  arrive  dans  plusieurs  au- 
tres groupes,  les  espèces  de  ces  animaux  peuvent  être  monoïques, 
c’est-à-dire  que  tous  les  Volvox  peuvent  être  mâles  et  femelles,  ou 
quelques-uns  mâles  et  les  autres  femelles.  Dans  ce  dernier  cas,  un 
individu  se  segmente  en  nouveaux  individus  dont  l’apparence  est 
hacillifonne.  Ces  individus  sont  verts  .et  munis  d’un  double  fla- 
gellum. Ils  se  réunissent  sous  une  apparence  tabulaire,  à la  ma- 
nière des  Dacillariées,  et  s’entourent  d’une  enveloppe  unique  qui  se 
déchire;  les  bâtonnets  se  séparent  ensuite  et  nagent  dans  l’inté- 
rieur môme  du  globule  formant  le  Volvox  social.  D’autres  indi- 
vidus, qui  ont  aussi  grossi  concurremment,  représentent  le  sexe 
femelle,  et  il  y a bientôt  fusion  des  uns  et  des  autres.  La  masse  qui 
en  résulte  s’entoure  elle-même  d’une  membrane  délicate,  revêtue 
d’une  autre  plus  dure,  dentée  à sa  surface.  En  dernier  lieu,  leur 
chlorophylle  devient  pourpre.  C’est  l'état  sexipare  deces  Infusoires 
et  il  naîtra  plus  lard  les  Volvoces  agames.  Les  phénomènes  que  nous 
venons  de  décrire  se  répéteront  de  nouveau  et  dans  le  même  or- 
dre, dans  la  succession  des  reproductions  agame  et  sexuée  de  ces 
êtres.  On  doit  ces  remarques  à Colin  et  à Carter. 

875.  Les  infusoires  du  genre  Monas  sont  généralement  d'une 


Digitized  by  Google 


8t6 


PRÉPARATION  DES  MO.NADIENS. 


forme  très-simple,  ont  le  corps  sphérique  et  ovoïde  ou  cylindrique 
avec  un  ou  sans  aucun  appendice  extérieur.  Leur  bouche,  très-dif- 
ficile à apercevoir,  est  seulement  un  orifice  dépourvu  de  cils  ou  de 
poils,  excepté  dans  une  ou  deux  espèces.  Les  Monades  sont  incolores 
et  tréa-traiisparentes. 

Leur  corps  montre  dans  quelques-uns  deux  ou  plusieurs  cavités 
ou  sacs  globuleux  qui  communiquent  probablement  entre  eux;  on 
ne  peut  même  convenablement  examiner  les  sacs  digestifs  des  Mo- 
nades qu’autant  que  l'eau  dans  laquelle  ils  existent  a été  teinte 
avec  du  carmin,  etc.  (voy.  p.  796),  car,  sans  cette  précaution,  la 
nourriture  prise  par  ces  animalcules  étant  d'une  transparence  égale 
à celle  qui  leur  est  propre,  ne  laisse  dans  leur  intérieur  aucune 
trace  sensible. 

Les  Monades  se  multiplient  par  la  division  d’un  individu  en  deux 
ou  plusieurs  autres,  qui  se  subdivisent  également,  lorsqu’ils  ont 
atteint  leur  entier  développement.  11  faut,  pour  les  bien  voir,  se 
servir  des  plus  forts  gi'ossissements.  Ces  animalcules  se  trouvent  à 
la  surface  des  infusions  végétales  ou  animales  en  nombre  considé- 
rable. Les  principales  espèces  citées  sont  les  : Monas  termo,  atomus, 
lens,  punctum  {Bodo  punctum,  E.),  yuttula  (Ehr.),  mica,  uva. 

On  trouve  ces  infusoires  dans  l’eau  pure,  limpide,  pendant  l’été, 
quelquefois  dans  l’eau  de  mer  longtemps  con- 
servée; dans  les  eaux  salées,  celle  des  marais 
au  printemps,  ainsi  que  dans  les  infusions  de 
champignons,  dans  les  détritus  de  matières 
animales  et  végétales,  etc.  Leur  étude  exige  un 


grossissement  de  500  diamètres  et  au  delà. 
(Voy.  dans  la  section  suivante  le  chapitre  con- 
sacré aux  vibrions  ou  bactéries.) 

En  se  reportant  à ce  qui  a été  dit  plus  haut 
de  l’observalion  des  mouvements  vibratilcs  et 
Kig.  211.  — cereomonat  à cc  qui  sera  dit  plus  loin  des  spermatozoïdes 
dciintcMm.  algues , on  comprendra  aisément  com- 

bien il  importe  de  ne  pas  confondre  les  monades  avec  les  épithé- 
liums nucléaires  ciliés  (voy.  page  7ô3,  fig.  2H),  ni  avec  les  sper- 
matozoïdes végétaux  et  vice  versâ. 

Les  Cercomonas  sont  dos  Monadiens  pourvus  d’un  grand  cil  lo- 
comoteui'  et  d’une  queue  (fig.  24d,  b)  ou  d’un  seul  cil  (a)  qui  se 
rencontrent  dans  beaucoup  d’infusions  et  dans  les  sérosités  ou  les 
mucus  en  voie  d’altération. 
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Les  Trichomonas  sont  des  infusoires  caractérisés  par  leur  corps 
ovoïde  ou  globuleux  susceptible  de  s'agglutiner  au  porte-objet,  de 
manière  à s'étirer  en  une  sorte  de  prolongement  caudal.  Ils  sont 
munis  d'un  flagellum  plus  long  qui  a le  corps  dirigé  en  avant  pen- 
dant la  marche,  accompagné  prés  de  sa  base  d'un  groupe  de  courts 
cils  vibraliles.  Leur  corps  se  creuse  de  vacuoles  comme  celui  de  di- 
vers autres  infusoires.  Le  Trichomonas  vaginale.  Donné  (voy.  p.  583, 
laflg.  159,  d’après  une  photographie  de  l'Atlas  du  Cours  de  micro- 
scopie, Paris,  1845,  in-folio,  fig.  33),  a le  corps  globuleux,  mame- 
lonné ou  inégal,  épais  de  0“",01  avec  un  flagellum  long  de  ü""",025  , 
à 0"™,035.  11  se  trouve  dans  le  mucus  de  certaines  formes  de 
vaginites.  Ces  infusoires  sont  souvent  réunis  en  groupes  au 
nombre  de  cinq  à six  individus,  et  se  liquéfient  dès  que  le  mucus 
est  refroidi. 


ART.  IV.  — REPRODCCTIOn  DES  I.XFl'SOIRES. 

876.  Reproduction  sexuelle.  Lorsqu'on  étudie  les  infusoires  du- 
rant certaines  périodes  de  leur  existence,  on  peut  les  trouver 
en  voie  de  reproduction  sexuelle  ou  autre.  Alors  on  cherchera  s’ils 
offrent  les  particularités  et  les  organes  de  génération  indiqués  ci- 
après,  qui,  en  général,  exigent  pour  être  vus  l’emploi  de  grossisse- 
ments (le  500  diamètres  et  au  delà. 

1 “ Ovaire,  organe  femelle,  nucléus  ou  embryogène. 

L'ovaire  est  celui  des  deux  organes  essentiels  de  la  reproduction 
qui  se  retrouve  avec  le  plus  de  fixité.  Il  peut  dans  certains  cas,  à 
la  suite  d’une  division  fissipare,  ou  d’une  ponte,  être  fort  petit, 
mais  il  grandit  bientôt,  et  apparait  avec  sa  forme  normale,  lors- 
qu'une nouvelle  multiplication  doit  avoir  lieu. 

Cet  organe  est  ovale-arrondi,  condensé  dans  les  Paramécies,  les 
Glaucomes,  les  Nassules  et  quelques  Bursaires.  Il  est  des  infu- 
soires dans  lesquels  il  prend  la  forme  d'un  ruban  allongé  plus  ou 
moins  contourné  dans  l'intérieur  du  corps  et  placé  en  dehors  de 
l’axe  de  ce  dernier,  comme  dans  les  Vorticella,  les  Epistylis,  les  Car- 
chesium,  les  Euplotes,  quelques  Bursariens  et  Trachéliens.  Enfin 
dans  d’autres  cas  il  peut  être  multiple,  comme  dans  les  Stylon- 
chia,  les  Oxytricha,  les  L'roslyla,  les  Kerona,  les  Stentor  et  les 
Spirostemon.  Certains  auteurs  regardent  chacune  des  portions  de 
cet  ovaire  multiple  comme  des  noyaux  libres  ; mais  M.  Balbiaiii  les 
décrit,  au  contraire,  connue  des  fractions  d’un  seul  et  même  ap- 
UoM!>.  lUicroscope. 
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pareil  réunis  sous  une  enveloppe  commune  qui  sert  à établir  la 
continuité  entre  tous  ces  éléments  isolés. 

Pour  M.  Balbiani,  cet  ovaire,  qu'il  soit  simple,  rubanné  ou  mo- 
niliforme,  se  compose  d'une  enveloppe  et  d'un  contenu  ; l'enve- 
loppe, qui,  parfois  est  assez  difficile  à apercevoir,  est  la  membrane 
vitelline  ; le  contenu  granuleux  est  le  vitellus  au  milieu  duquel  on 
aperçoit  une  vésicule  qui  est  l'analogue  delà  vésicule  germinative 
des  ovules  des  animaux  supérieurs. 

2“  Testicule,  organe  mâle,  dit  nucléole  et  capsule  séminale. 

Moins  apparent  que  l'organe  femelle,  le  testicule  est  un  petit 
corps  qui,  dans  sa  composition  et  sa  forme,  a une  grande  analogie 
avec  celui-là.  11  disparait  souvent  en  dehors  des  époques  de  repro- 
duction et  comme  l'ovaire.  Ces  deux  organes  se  présentent  en  gé' 
néral  avec  des  caractères  identiques  dans  une  même  espèce,  c'est- 
à-dire  que  l’organe  indivis  est  ordinairement  accompagné  d’un 
testicule  indivis  lui-même,  et  l'ovaire  fragmenté  s'accompagne  d'un 
testicule  composé  aussi  d'éléments  distincts  dont  chacun  corres- 
pond à un  des  éléments  du  premier  organe.  (Balbiani.) 

Les  rapports  des  deux  organes  de  la  génération  sont  variables; 
tantét  assez  éloignés,  ils  sont  accolés  dans  certains  cas  et  dans 
d’autres  si  pressés  l'un  contre  l'autre,  que  le  nucléus  (ovaire)  pré- 
sente comme  une  logette,  une  dépression  .four  le  recevoir,  parfois 
même  le  nucléole  (testicule)  y est  complètement  engagé.  Dans  tous 
les  cas,  les  deux  organes  conservent  leurs  membranes  propres. 
D’un  autre  côté,  leur  position  par  rapport  l’un  à l’autre  varie  avec 
les  espèces.  Le  nucléole  n’est  pas,  la  plupart  du  temps,  apparent 
avant  l'âge  où  l’infusoire  peut  se  reproduire.  Il  se  développe  à peu 
près  comme  l’ovaire.  C’est  encore  une  petite  sphère  présentant  une 
membrane  enveloppante  et  un  contenu  granuleux. 

3"  Ouverture  et  canal  sexuels. 

Cette  ouverture  est  limitée  par  une  soi'te  d'anneau  contractile , 
de  cet  anneau  parlent,  pour  se  diriger  vers  l'intérieur  du  corps, 
des  plis  qui  limitent  un  canal.  Autour  de  l'anneau  est  une  cou- 
ronne de  cils  infléchis.  Cet  orifice  regardé  comme  la  bouche  de 
l'animal  par  presque  tous  les  naturalistes,  est  l’appareil  que  M.  Bal- 
biani  regarde  comme  l'appareil  excréteur  des  œufs,  lia  pu  consta- 
ter dans  un  cas  d’accouplement  de  Trachelius  ovum  la  jonction  des 
deux  animaux  se  faire  par  cet  orifice,  ainsi  que  dans  le  Paramecium 
Aurélia,  et  surtout  le  Stentor  cœruleus,  qui  a sur  le  précédent  l'a- 
vantage de  laisser  parfaitement  voir  l’orifice  du  canal  sexuel.  .M.  Bal- 
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biani  est  porté  à regarder  la  présence  de  cet  appareil  comme  un 
caractère  général  de  la  classe  dos  infusoires,  par  le  fait  de  son  exis- 
tence dans  des  types  appartenant  aux  formes  des  plus  variées,  telles 
que  les  Paraméciens,  les  Trachéliens,  les  Oxytrichines,  les  Bursa- 
riens,  etc. 

La  comparaison  entre  eux  de  ces  caractères  sexuels  porte  M.  Bal- 
biani  à diviser  les  infusoires  en  trois  groupes. 

A.  Espèces  à ovaire  ayant  1a  forme  d’un  petit  utricule  arrondi 
en  ovoïde,  renfermant  une  masse  vitelline  indivise.  — Testicule 
(lorsqu’il  existe}  offrant  une  apparence  semblable.  — On  y trouve 
tous  les  vrais  Paraméciens  (Colpodes,  Glaucomes,  Paramécies, 
Cyclidies,  Plcurotnémes)  ; des  Trachéliens  (iVassules,  Chilodons, 
llolophres,  Enclielys);  des  Porodons;  des  Bursariens  {Plagio- 
iotna,  Balantidium,  Leucophryt,  Frontonia,  Ophryoglena)  , etc. 

B.  Espèces  à ovaire  allongé,  cylindrique  et  tubuleux,  diverse- 
ment recourbé  ou  flexueux,  renfermant  une  masse  vitelline  non 
fragmentée.  — Testicule  comme  dans  les  espèces  précédentes. 
On  trouve,  dans  ce  groupe,  tous  les  Euplotiens,  les  Aspidis- 
ciens,  la  plupart  des  Yorticelliens  et  quelques  types  d’aulres  fa- 
milles. 

C.  Espèces  à ovaire  allongé,  droit  ou  flexueux,  renfermant  une 
masse  vitelline  divisée  j en  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  frag- 
ments, distincts  (ovaire  bi  ou  muliiloculaire).  — Testicule  composé 
d’un  nombre  ordinairement  égal  d’éléments  accompagnant  les 
fragments  vitellins.  Plus  rarement  un  seul  élément  testiculaire . 
Dans  les  Oxytrichines  (Oxytricha,  Stylonichya,  Kerona  cl  iroslyla), 
— dans  les  Tracliéliens  {Amphileplus,  Loxophyllum). 

Les  infusoires  ciliés  sont  les  seuls  qui  soient  munis  d’organes 
sexuels  ; le  Nucléus  représente  l’ovaire  et  donne  les  ovules  ; le  Nu- 
cléole donne  de  petits  corps  qui  sont  les  spermatozoïdes  ; il  n'y  a pas 
d’organes  de  copulation  ; il  y a néanmoins  fécondation  croisée  entre 
les  deux  infusoires  accouplés.  (Balbiani.) 

877.  Accouplement,  ovules  et  spermatozoïdes.  L’accouplement  que 
l'on  a pris  longtemps  pour  une  fissiparité  incomplète,  consiste 
dans  l’accoleinent  ou  conjugaison  de  deux  infusoires.  Il  ne  faut 
pas  confondre  ce  phénomène  avec  la  Zygose  qui  consiste  dans  la  fu- 
sion de  deux  êtres  qui  d’abord  isolés  et  distincts  perdent  par  leur 
réunion  cette  indépendance  et  ne  la  recouvrent  jamais. 

Dans  tous  les  cas,  la  mise  en  liberté  des  œufs  ou  ovules  s’opère  pen- 
dant l’accouplamcnt,  et  c’est  encore  à ce  moment-lâ  que  les  œufs 
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commencent  à entrer  en  maturation.  Chaque  ovule  est  composé, 
comme  l’ovaire  ou  nucléus  (qui  les  forme  par  divisions  successives), 
d’une  membrane  enveloppante  et  d’un  contenu  ; la  membrace  enve- 
loppante est  la  membrane  vilelline,  le  contenu  est  le  vitellus  muni 
d’une  vésicule  (germinative).  Ordinairement  les  œufs  n’arriVent 
à maturation  complète  qu’après  la  séparation  des  deux  infusoires 
à la  (in  de  l’accouplement.  Leur  diamètre  est  de  1 à 2 centièmes  de 
millimètre  d’une  espèce  à l’autre.  11  a atteint  dans  les  Pa- 

ramécies. 

Vers  le  troisième  ou  le  quatrième  jour  de  l’accouplement,  les 
spermatozoïdes  sont  développés  par  segmentation  du  testicule.  A ce 
moment,  un  globule  de  chacun  des  êtres  accouplés  descend  vers  la 
dépression  buccale  à la  hauteur  de  la  bouche  et  en  regard,  quel- 
quefois même  au  contact  de  la  capsule  correspondante  de  l'animal 
adjacent.  L’accouplement  terminé,  on  trouve  les  capsules  spermati-  ‘ 
ques  affaissées,  diminuées  de  volume.  Alors,  les  œufs  n’existent 
encore  qu’à  l’état  de  simples  ovules.  Il  y a donc  tout  lieu  de  croire 
que  les  spermatozoïdes  qui  ont  été  transmis  à l’animal  par  son  congé- 
nère restent  emmagasinés  dans  quelque  organe  annexe  de  ses  voies 
sexuelles  femelles  jusqu’à  ce  que  les  œufs  aient  pris  la  maturité  né- 
cessaire pour  subir  efficacement  l’influence  de  fécondation. 

Les  spermatozoïdes  des  infusoires  sont  liliformes,  terminés  par 
des  extrémités  effilées,  imperceptibles;  ils  constituent  dans  l’organe 
des  faisceaux  droits  et  n’affectent  pas  la  forme  de  bâtonnets  ; en- 
fin dans  l’eau  ambiante,  ils  se  dissolvent  et  disparaissent.  Ces  carac- 
tères font  qu’on  ne  confond  pas  ces  zoospermes  avec  les  bâtonnets 
de  Millier,  Lieberkûhn,  Claparède  et  Lachmann,  bâtonnets  qui  ne 
sont  que  des  vibrions  parasites  de  quelques  infusoires.  (Balbiani.) 

--  Arrivés  à maturité,  les  œufs  après  la  fécondation,  sont  succes- 
sivement évacués  au  dehoi's  probablement  par  l’orifice  désigne 
comme  étant  l’ouverture  génitale  externe;  il  a été  impossible 
jusqu’ici  de  surprendre  ces  animaux  au  moment  où  ils  émettent 
leurs  œufs.  Chez  certaines  espèces,  telles  que  les  Oxytrichines  et 
les  Stentors,  cette  émission  est  entièrement  effectuée  vers  le  troisième 
on  le  quatrième  jour  qui  suit  l’accouplement.  D’autres  infusoires 
gardent  leurs  œufs  pendant  un  temps  plus  long  tels  sont,  par  exem- 
ple, les  Paramécies,  où,  plus  de  huit  jours  après  la  conjugaison, 
M.  Balbiani  a encore  pu  en  observer  quelques-uns  dans  l'intérieur 
de  l’animal.  Dans  les  espèces  où  l’ouverture  génitale  externe  se 
prolonge  plus  ou  moins  manifestement  en  un  conduit  qui  pénètre 
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dans  l'intérieur  du  corps,  c’est  probablement  par  l’intermédiaire 
de  ce  canal  que  les  œufs  atteignent  l’extérieur.  (Balbiani.) 

Des  prétendus  germes  atmosphériques  des  infusoires. 

878.  Tous  les  faits  précédents  doivent  être  bien  spécifiés,  car  on  ne 
connaît  pas  d’autres  germes  des  infusoiresque  ceux-ci,  sauf  le  cas  de 
gemmiparité.  Or  dans  les  expériences  d'aéroscopie  ou  micrographie 
atmosphérique  {K.  Povichel)  on  a trouvé  réellement  parfois,  mais 
non  dans  toutes  les  poussières,  des  infusoires  entiers  {voy.  p.  529) 
tel  que  des  Prolococcus  pluvialis,  Kützing,  quelques  rares  infusoires 
desséchés,  déformés,  enkystés  ou  non  ; dans  certaines  conditions 
aussi  des  globules  de  pus,  des  Bacillaires  et  des  Bactéries.  (F.  A.  Pou- 
chet,  18.59,  et  E.rpériences  sur  la  génération  spontanée,  1864,  in-8“; 
Lemaire.)  D’après  ce  que  nous  venons  de  voir  (page  820),  il  n’est  pas 
impossible  qu’il  s’y  rencontre  quelquefois  aussi  des  ovules  d’infu- 
soires. Mais  leur  présence  n’y  a jamais  été  démontrée,  non  plus  que 
celle  des  germes  de  quelque  autre  sorte  des  infusoires,  puisqu’on 
n’en  connaît  pas  d’autres  que  les  ovules;  aussi  rien  n’autorise  à les 
admettre  partout. 

De  plus,  contrairement  à ce  que  pensent  plusieurs  auteurs  (Voyez 
Pasteur,  Sur  les  corpuscules  organisés  de  l'air.  Annales  des  sc.  nat., 
Paris  1861 , Zoologie;  t.  XVI,  p.  26,  etc.)  on  peut  aisément  distinguer 
dans  les  poussières  sous  le  microscope  ce  qui  est  œuf  de  ce  qui  est 
spore.  Toute  spore  résiste  à l’action  de  l’ammoniaque  caustique,  et 
même  à celle  de  l’acide  sulfurique  monohydraté*.  Tout  ovule  (ou  œuf) 
d’iiifusoirc  dont  il  vient  d’être  parlé  se  dissout  rapidement  au  con- 
traire dans  l’ammoniaque  et  dans  l’acide  sulfurique,  aussi  bien  que 
le  corps  entier  de  l’animal.  (Voy.  p.  508.)  Il  n’y  ad’exceptionque  pour 
la  coque  cassante  des  Phacus,  des  Cryptoglena,  etc.,  quia  des  carac- 
tères si  nets  qu’il  est  aisé  de  la  reconnaître  en  tous  cas.  Souvent 
môme  il  est  possible  d’affirmer  qu’on  a sous  les  yeux  une  spore  de 
telle  ou  telle  esj)èce  déterminée  (Voy.  p.  532).  Dn' reste  que  ce  soit  la 
poussière  recueillie  dans  l’air  en  mouvement  ou  déposée  lentement, 
les  spores  non  plus  que  les  filaments  de  mycélium,  ne  forment 
toujours  que  le  plus  petit  nombre  des  corpuscules  de  celle-là,  sur- 
tout à côté  des  fins  granules,  grisâtres,  tels  que  ceux  dits  Micro- 
coccus  (voy.  p.  559),  des  grains  de fécide,  de  silice,  etc.  Les  corpus. 

• Voy,  Ch.  Robin.  Hitt.  nat.  des  nigil.  jtarasUes.  Paris,  1853,  in-8*,  p.  2G3. 

* Ch.  Rohiii..  Ibid.,  1853,  p.  2ül. 


Digitized  by  Google 


832 


NICROGRAniIE  ATMOSI'HÉRIQUE. 


culcsnon  minéraux  que  dissolvent  l’ammoniaque,  eic.,  y sont  moins 
nombreux  encore.  Comme,  d’autre  part,  il  n’y  en  a pas  parmi  ces 
derniers  qui  soient  semblables  aux  ovu/es  dont  il  vient  d'être  ques- 
tion, et  qui  sont  les  seuls  germes  connus  dans  les  mierozoaires  in- 
fusoires, c’est  par  une  supposition  purement  gratuite  qu’on  eu  admet 
d’autres  qui  n’ont  jamais  été  nis.  Comme,  sauf  le  cas  où  on  desséche 
ces  ovules  sur  le  porte-objet  du  microscope  on  ne  les  connaît  qu’à 
l’état  frais  sans  les  avoir  encore  jamais  vu  revenir  de  l’état  sec  à l’é- 
tat frais  (p.775)  dans  la  poussière  atmosphérique,  rien  scientifique- 
ment n’autorise  à déclarer  que  les  corpuscules  de  celle-ci,  dissous  par 
l’acide  sulfurique  ressemblent  de  tout  point  aux  germes  des  organismes 
les  plus  inférieurs  et  qu'ils  appartiennent,  sans  conteste  à des  espèces 
fort  nombraises.  Cela  n’est  certainement  pas  pour  les  Mierozoaires. 

Quant  aux  Microphytes  dont  souvent , en  effet  le  microscope, 
montre  quelques  spores,  diverses  de  volume  et  de  structure , rien  n’est 
plus  facile  que  de  les  distinguer,  soit  des  ovaires  ou  des  ovules  des 
infusoires,  soit  de  ces  derniers  môme,  enkystés  ou  non;  rien  n’est 
plus  facile  que  de  voir  que  les  espèces  de  cryptogames  auxquelles 
elles  appartiennent  ne  dépassent  pas  une  dizaine  environ  dans  cha- 
que expérience  et  qu’on  n’en  compte  pas  une  centaine  d’espèces,  en 
comparant  toutes  les  expériences  faites. 

Reproduction  fissipare  des  infusoires. 

879.  Dans  la  fissiparité  transversale,  on  voit  l’animalcule  pré- 
senter , d’abord  vers  le  milieu  de  sa  longueur , un  étrangle- 
ment qui  devient  de  plus  en  plus  profond  ; bientôt , entre 
les  deux  portions,  le  tissu  étiré  ressemble  à une  tige  qui  de- 
vient de  plus  en  plus  étroite  et  l’ensemble  rappelle  assez  la  forme 
d’un  boulet  ramé.  Si  l’animal  observé  est  une  Paramécie  ou  un 
Trichodo,  c’est-à-dire  un  infusoire  muni  de  cils  autour  de  la 
bouche,  on  voit  ceux-ci  se  montrer  sur  la  partie  antérieure  du 
tronçon  postérieur;  la  bouche  elle-même  se  dessine  là.  Plus 
tard,  la  tige  de  réunion  se  rompt,  et  l’on  a ainsi  deux  moitiés 
qui  se  mettent  à se  mouvoir  librement;  d’abord  arrondies,  elles 
deviennent  peu  à peu  ovales,  allongées,  et  finissent  par  ressembler 
à l'animal  qui  leur  a donné  naissance.  Quelques  heures  suffisent 
pour  qu’un  grand  individu  en  forme  deux  complètement  séparés. 

Les  Oxytriques,  pendant  l’acte  du  sectionnement  transverse, 
courent  très-vite  dans  différentes  directions  et  agitent  leur  poils 
avec  une  grande  rapidité.  Chacun  des  individus  ainsi  constitués  ne 
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tarde  pas  à tirer  en  sens  inverse  ; il  contribue  par  là  à rétrécir  de 
plus  en  plus  le  lien  commun  et  à amener  enfin  la  séparation  com- 
plète. (J.  Hainie.) 

Las  Euglena  viridis  qm,  d'après  Cohn',  seraient  très-analogues 
aux  Protococcus,  se  reproduisent.  A un  certain  moment,  elles 
deviennent  immobiles,  se  roulent  en  boule , s’enkystent  et  se  sub- 
divisent en  2,  4,  8,  16,  32  par  fissiparité.  Les  jeunes  sortent  du 
kyste  munis  d’un  nucléus.  Le  Diselmis  viridis  de  Dujardin  {Chlatny- 
domonas  jiulvisculus  Ehrenberg.  Protococcus  pluvialis) , se  di- 
vise comme  les  Euglena,  mais  sans  s’enkyster.  Les  Euglena  peuvent 
subir  la  fissiparité  transversale  sans  s'enkyster’,  ainsi  que  les  Glœo- 
COCCU8.  On  retrouve  la  fissiparité  dans  les  Gonium,  les  Yolvox,  les 
Slrephanosphœra,  les  Pediastrum,  les  Chlorogonium euchlorum^ , les 
Polytome^  et  les  Péridiniens.  (Claparède  et  Laclimann.) 

On  n’a  jusqu'à  ce  jour  constaté  la  fissiimrité  longitudinale  que 
chez  les  Vorticicellines. 

1“  La  division  du  nucléus  ne  précède  pas  toujours  nécessaire- 
ment celle  du  corps  de  l’animalcule  et  ne  tient  pas  sous  sa 
dépendance  tous  les  autres  phénomènes  qui  se  rattachent  à la  divi- 
sion nalurelle  des  infusoires.  (Balbiani.) 

La  constriction  extérieure  peut  être  plus  ou  moins  avancée  et  les 
deux  nouveaux  individus  être  munis  déjà  de  la  plupart  de  leurs  or- 
ganes de  nouvelle  formation,  avant  que  le  noyau  lui-mème  commence 
à présenter  les  moindres  indices  d'un  fractionnement. 

2°  Quand  le  nucléus  est  simple,  ovoïde  ou  arrondi,  on  le  voit  s'al- 
longer, pénétrer  dans  les  deux  moitiés  de  l’animal  et  se  sectionner, 
lui-même  en  même  temps  que  le  reste  du  corps. 

3"  Si  le  nucléus  est  allongé,  flexueux,  plus  ou  moins  recourbé, 
il  se  resserre,  revient  sur  lui-même,  prend  la  forme  oblongue 
comme  dans  le  cas  précédent,  et  plonge  aussi  par  chaque  extré- 
mité dans  les  deux  moitiés  de  l’animalcule  en  train  de  se  fraction- 
ner. Dans  le  cas  de  section  transversale,  le  globule  contracté  pré- 
sente son  grand  axe  suivant  la  direction  antéro-postérieure  ; dans  le 

* Cohn,  Beitrâge  :ur  Entwickelungxgcschivhte  der  hifusoricn,  microskovixchc 
Atgen  wid  Pilzr^  1853. 

Peu  y,  Zur  Keniünus  der  kletMtcn  Lelwnsformen.  Berne,  1852.  — Braun, 
(Â  bcrdie  Erscheinung  der  Vcrjûngung.  Leipzijf,  1851. 

5 Sloin,  Die  lufuxionsihiere,  etc,  Leipzig,  1854. 

■*  Weissc . ftull.  de  la  ci.  des  sciences  physico^mat.  de  Saint-Pitersbourg  ^ 
VI,  50, 1848. 
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cas  de  fissiparité  longitudinale,  le  grand  axe  du  globule  se  dirige 
transversalement  { Yorlicellina) . 

4°  Si  le  nucléus  est  multiple  on  observe  des  phénomènes  plus 
curieux  encore.  11  y a des  infusoires  qui  possèdent  deux  de  ces  or- 
ganes réunis  par  un  cordon  de  jonction  : Slylonychia,  etc.  ; dans  ce 
cas  le  cordon  de  jonction  se  contracte,  les  deux  ovaires  se  pénètrent 
mutuellement,  la  coalescence  a lieu  ; bientôt  l’allongement  se  fait, 
comme  dans  le  cas  précédent,  et  au  moment  où  l’infusoire  s’est  di- 
visé en  deux,  le  nucléus  s’est  partagé  de  manière  à donner  à chaque 
moitié  un  nucléus  spécial  qui,  par  la  suite,  reproduira  un  ovaire  à 
deux  globes  comme  celui  du  parent. 

Chez  le  Stentor  où  l’ovaire  multiple  est  moniliforme,  composé 
d’une  série  de  grains  en  chapelet,  il  y a encore  coalescence  de  tous 
ces  gp-ains  en  un  globe  unique  et  partagé  par  moitié  entre  les 
deux  êtres  qui  proviennent  de  la  scissiparité.  Plus. tard,  chaque 
noyau  devient  moniliforme  par  suite  d’étranglements  successifs. 

M.  Balbiani  indique  encore  une  évolution  de  ce  genre,  quoique 
plus  compliquée,  chez  le  Spirostomum  ambiguum. 

5°  Des  phénomènes  analogues  se  passent  dans  le  cas  où  les  nu- 
cléoles sont  multiples  comme  dans  le  Slylonychia  myülus. 

880.  Reproduction  par  Gemmiparité.  — Jusqu’ici,  on  ne  l’a  ren- 
contrée que  chez  un  nombre  fort  restreint  d’individus  et  dans  deux 
familles  seulement  : celle  des  Vorticelliens  et  celle  des  Acinétiens  ; 
on  a môme  souvent  décrit  comme  gemmes  beaucoup  de  corps  qui 
n'étaient  que  des  productions  fortuites  ou  des  parasites. 

11  y a deux  modes  de  gemmiparité.  L'un  est  caractérisé  par  les 
phénomènes  suivants  : sur  l’une  des  parois  un  mamelon  se  montre 
s'allonge,  ù sa  base  se  produit  alors  un  sillon  qui  devient  de  plus  en 
plus  profond,  l'excroissancesepédiculise,  le  pédicule  s'étire  de  plus 
en  plus  et  la  séparation  a lieu . Le  mamelon  forme  une  gemme  ou  pro- 
pagule  qui  flotte  dans  les  eaux,  se  complète  bientôt  et  donne  un  or- 
ganisme en  tout  semblable  au  parent.  L'autre  mode  de  gemmipa- 
rité a été  vu  et  décrit  par  MM.  Claparède  et  Lachmann.  Au  premier 
abord,  il  semble  ne  différer  en  rien  du  précédent,  mais  le  bour- 
geon se  prolonge  à l’intéricurdu  corps  pour  s'énucléer  ensuite. 

Les  Acinétiens  donnent,  à leur  intérieur  {viviparité) , des  gem- 
mes ou  embryons  qui,  après  quelque  temps,  passent  à l’état  adulte 
et  reproduisent  en  tout  les  formes  de  l’infusoire  dont  ils  sont  sor- 
tis (Acineta  ; Podophrya  ; Ophriodendrum). 

Dans  tous,  à quelques  variations  de  détail  près,  les  phénomènes. 
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sont  à peu  près  les  mêmes.  11  est  des  cas  dans  lesquels  il  n'y  a qu'un 
seul  embryon  de  formé  dans  l'intérieur  du  parent,  c'est  ce  qui  arrive 
dans  la  Podoplirya  quadviparlila  ; dans  d'autres,  parfois  le  même 
Podophrya  quadriparlila,  ces  embryons  sont  fort  nombreux. 

Dans  la  Podophrya  quadriparlila  ù gemme  unique,  l'embryon  se 
forme  au-dessus  du  nucléus  de  l'animal  parent.  Cet  embryon  qui, 
dans  son  plus  grand  diamètre,  est  à peu  prés  aussi  long  que  le  pa- 
rent est  large,  se  place  transversalement  dans  son  corps.  L'embryon 
tourne  rapidement  autour  de  son  axe,  tandis  que  le  corps  du  parent 
rétracte  ses  suçoirs  et  se  contracte  violemment  sur  lui.  Peu  à peu 
l'embryon  est  poussé  vers  la  partie  supérieure,  soulève  la  paroi, 
fait  une  hernie  légère  d'abord,  plus  prononcée  ensuite;  la  paroi  se 
déchire  dans  une  violente  contraction  et  l’embryon  est  lancé  au 
dehors.  Alors  il  déploie  les  cils  qui  l'entourent  et  se  met  à nager 
rapidement  dans  les  eaux.  La  plaie  se  referme  sur  le  parent  qui 
absorbe  à l'aide  de  ses  suçoirs  tous  les  aliments  qui  tombent  à sa 
portée  et  refait  un  nouvel  embryon.  (Voy.  p.  811,  fig.  255.) 

Dans  les  cas  d'embryons  multiples  soit  du  Podophrya  quadripar- 
lila, soitde  VEpûlyli»  pilcaliliii  (Yorticelliniens),  les  phénomènes  sont 
à peu  près  les  mêmes,  si  ce  n’est  que,  dans  l’intérieur  du  corps  du 
parent  on  trouve  un  grand  nombre  de  toutes  petites  gemmes  qui 
s’échappent  bientôt  les  unes  après  les  autres  par  une  ouveélure  ou 
plutôt  une  déchirure  du  parent. 

M)l.  Claparède  et  Lachmann  ont  observé  la  formation  d’embryons 
internes  chez  les  infusoires  dont  les  noms  suivent  et  qui  n’appar- 
tiennent pas  au  groupe  des  Acinétiens  : 1"  Stentor  polymorphu» 
Ehrenb.  1“  Paramecium  Aurélia,  Ehrenb.  Paramecium  Bursaria, 
Focke.  Paramecium  putrinum,C\op.  elLach.  Dicyema  Muelleri, 
Clap.  et  Lach.  (fig.  2511.)  6°  Urnula  Epistylidis,C\ap.  et  Lach. 

De  l'enkystemenl  des  infusoires. 

881.  L'animal  qui  veut  s’enkyster  arrête  ses  mouvements;  il 
sécrète  autour  de  lui  une  sorte  de  coque  fermée  de  toute  port, 
dans  laquelle  il  se  trouve  ù l’abri  de  l’action  de  tous  les  agents 
extérieurs. 

L'animal  s’enkyste  dans  trois  circonstances  : 1"  pour  échapper  à 
un  dessèchement  complet  ; c’est  le  cas  le  plus  fréquent  et  on  peut 
reproduire  l’expérience,  pour  ainsi  dire,  à volonté.  On  n'a  qu’à 
laisser  dessécher  une  préparation  dans  laquelle  se  trouve  le  Colpoda 
Cucullus.  Grâce  à cet  enkystement,  l’animal  résiste  à la  sécheresse. 
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conservant,  sous  son  kyste,  l'eau  de  combinaison  nécessaire  à sa 
vie.  Les  kystes  s'attachent  aux  brinsdes  herbes  humides  lorsqu’elles 
sèchent,  telles  que  les  foins;  ils  reviennent  à la  vie  lorsqu’on  met 
les  plantes  sèches  ou  leur  poussière  dans  l’eau  (inflTsion  ou  macéra* 
t ion)  ou  dans  l'eau  sur  le  porte-objet  du  microscope. 

2“  L'infusoire  s’enkyste  pour  se  nourrir  à son  aise  (Claparède  et 
Lachmann).  Sur  certains  Epistylis  plicatilis,  on  voit  l’animal  se 
couvrir  d'un  kyste;  celui-ci,  mis  dans  des  conditions  favora- 
bles, au  lieu  de  donner  unEpiUylis,  produit  un  Amphileptiis,  de  là 
l'idée  d’une  liaison  intime  entre  ces  êtres  et  de  leur  métamor- 
phose. Mais  le  phénomène  se  réduit  à ceci  : un  Amphileplu» 
affamé  s’approche  d’un  Epistylis,  et  avale  V Epistylis  tout  entier 
en  se  refennant  sur  lui  à l'endroit  où  le  corps  est  porté  par 
le  pédicule.  Dès  lors  il  sécrète  son  kyste,  à l'intérieur  duquel 
il  se  livre  à de  violents  mouvements  pour  arracher  sa  proie  à 
son  pédicule  ; cela  fait , il  reste  enfermé  jusqu’à  ce  qu’il  ait 
absorbé  l’ Epistylis,  puis  il  en  sort,  mais  Ampliileptus  comme  au- 
paravant. Sur  le  même  pied,  on  trouve  des  kystes  d'Ëpistylis 
en  apparence  semblables,  mais  qui  sont  de  la  nature  de  ceux  que 
nous  venons  de  signaler  comme  destinés  à mettre  l’animal  à l’abri 
des  agents  extérieurs. 

ô“  Les  Infusoires  s’enkystent  pour  se  reproduire.  Un  colpode  qui 
va  se  diviser  tourne  avec  rapidité  ; un  sillon  apparaît,  puis,  parfois 
on  en  voit  un  second  perpendiculaire  au  premier  ; c’est  alors 
qu’on  aperçoit  le  kyste.  A travers  la  paroi,  on  assiste  à la  divi- 
sion du  colpode,  en  quatre  et  quelquefois  en  huit;  autour  de 
chacune  de  ces  divisions  se  montre  un  kyste  spécial,  alors  le  kyste 
commun  s’ouvre  et  laisse  échapper  les  quatre  ou  huit  kystes  spé. 
ciaux.  Stein  a vu  le  même  enkystement  se  produire  chez  le  Micro- 
stoma  Vorticella.  Dans  ce  cas  le  nucléus  se  partage  en  fragments  qui 
deviennent  de  jeunes  embryons.  Plus  tard  le  kyste  laisse  échapper 
ces  petits  êtres  (qu’il  compare  aux  Monas  Colpoda  et  M.  scintillons), 
par  des  prolongemenis  tubuleux  qui  se  forment  de  place  en 
place. 

Suivant  M.  Gerbe , deux  Colpodes  accouplés  s’enfermeraient 
dans  le  kyste,  et  alors  seulement  produiraient  les  quatre  corps  rap- 
pelant beaucoup,  par  leur  organisation,  les  œufs  qucM.  Balbiani  a 
signalés  dans  la  reproduction  sexuelle.  Ces  œufs,  devenus  libres, 
reproduiraient  bientôt  un  être  semblable  au  parent.  (Voy.  la  thèse 
de  concours  de  L.  Marchand  : De  la  reproduction  des  animaur  infu- 
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soires.  Paris,  1869;  in-i°  page  30  el  suiv.  contenant  sur  ce  sujet 
un  résiimé  des  travaux  modernes.) 

882.  Pour  étudier  les  kystes  il  est  bon  d’observer  d’abord  la 
poussière  sèche,  puis  humectée  sous  le  microscope,  poussière  ob- 
tenue en  secouant  du  foin  sur  une  feuille  de  papier.  Ce  sont  surtout 
des  kystes  de  Colpodes  qu'on  obtient  ainsi.  L'animal  en  sort  en 
s’étirant  au  travers  d’une  petite  ouverluje  qui  s’y  produit  par  rup- 
ture. On  trouve  aussi  des  kystes,  ainsi  que  l’a  montré  .M.  Pouchet, 
dans  la  pellicule  molle,  pulpeuse,  grisétrc,  que  ce  savant  nomme 
pellicule  ou  stroma  proligère  ; elle  se  compose  surtout  de  Lepto- 
thrix,  ou  Bactéries,  soit  à l’état  de  Micrococcus,  soit  bien  développées 
de  Vibrions,  de  Spirillum,  et  de  Monas.  Dans  ces  derniers  kystes, 
M.  Pouchet  distingue  ceux  dont  il  vient  d’étre  question  et 
qu’il  nomme  kystes  de  conservation  et  de  multiplication,  de  ceux 
qu’il  considère  comme  des  ovules  sjiontanés,  c’est-à-dire  produits 
par  génération  spontanée.  Ils  sont  clairs,  translucides,  finement 
granuleux,  plus  petits  que  les  infusoires  ciliés  qui  s’enkystent 
comme  il  vient  d’étre  dit  et  d’abord  sans  vésicule  (voy.  p.  790) 
dite  parfois  fceur  ou  punctum  saliens.  (Voyez  Pouchet,  Hétérogénie. 
Paris  1839  in-8".  Nouvelles  expériences  sur  la  géiurat.  spontanée. 
Paris  1861  in-8".  Coste,  Du  développement  des  infusoires  ciliés. 
Comptes  rendus  des  séances  de  l'.icad.  des  sciences.  Paris  1864  in-l“ 
t.  I.IX,  p.  139,  558,  etc.) 


TROISIÈME  SECTION 

DE  L'EMPLOI  Dü  MICROSCOPE  ES  ANATOMIE  ET  ES  PHYSIOLOGIE  VÉGÉTALES 

883.  Les  ouvrages  spécialement  consacrés  à l'emploi  du  micro- 
scope en  botanique  indiquent  ^ous  avec  raison  qu'il  n’est  pas  pos- 
sible de.  donner  dans  un  livre  une  méthode  spéciale  pour  chacun 
des  cas  particuliers  qui  peuvent  se  présenter.  Cette  section  sera,  on 
le  comprend  aisément,  destinée  bien  plus  à l’exposé  des  instruc- 
tions nécessaires  pour  arriver  à résoudre  les  questions  de  morpho- 
logie, d’anatomie  et  de  physiologie  végétales  développées  dans  les 
traités  do  botanique,  qu’à  une  énumération  des  objets  microsco- 
pi(|ues  dont  l'examen  peut  être  récréatif. 

' Les  obsei’vateui's  qui  désireraient  se  livrer  spécialement  à des  études  d'ana- 
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CHAPITRE  PREMIER 

Des  inslrtunenls  et  des  procédés  microscopiques  qui  doiveut  être  employés 
en  botanique. 

88i.  Les  élude.s  botaniques  ne  demandent  pas  l'emploi  de  mi- 
croscopes spéciaux.  Elles ‘exigent  même  en  général,  l’emploi  de 
grossissements  moins  forts  que  la  plupart  des  autres,  .\ussi  lors- 
qu'on pense  ne  pas  étendre  à d’autres  observations  l’usage  do  cet 
instrument,  on  pourra  ne  prendre  que  l’un  des  petits  modèles  des 
microscopes  décrits  plus  Imul  (p.  152  etsuiv.  et  591  et  suiv.)  avec 
bu  sans  loupe  montée  servant  à certaines  dissections,  des  petites 
Heurs,  dos  ovaires,  des  organes,  des  mousses,  des  algues,  etc.  (Voy. 
p.  115,  16-4  et  suiv.) 

Quant  aux  instruments  et  accessoires  nécessaires  , ce  sont 
simplement  des  scalpels,  des  rasoirs,  des  aiguilles  ù dissection, 
ou  des  aiguilles  à cataracte,  des  brucelles,  un  étau  à main,  des 
capsules  de  porcelaine,  une  lampe  à alcool,  quelques  baguettes  de 
verre  plein,  des  tubes  creux  ou  des  pipettes  et  des  verres  de  montre. 
(Voy.  plus  liant,  p.  247,  et  suivantes.) 

L’étau  à main  (fig.  89)  sert  à serrer,  entre  delà  moelle  de  su- 
reau, les  objets  minces  (par  exemple  les  lames  des  feuilles)  dont 
on  veut  avoir  des  coupes  transversales. 

Les  réactifs  les  plus  fréquemment  employés  (voy.  p.  485)  dans 
les  recherches  d’anatomie  végétale,  sont  les  suivants  : 

Chlorure  de  zinc  iodé,  eau  broméc,  eau  iodée  et  teinture  alcoo- 
lique d’iode,  réactif  de  Millon,  éther,  réactif  ammoniaco-cuprique, 
acides  nitrique,  sulfurique  et  chlorhydrique,  solutions  de  carmin, 
chlorate  de  potasse,  potasse  caustique  et  ammoniaque. 

indiquons  ici  quelques-uns  de  ces  agents  dont  il  n’a  pas  été 
question  plus  haut  (p.  277  et  suivantes)  : 

1“  Chlorure  de  zinc  iodé.  — Son  action  est  à peu  près  celle  de 
l’acide  sulfiH'ique  et  de  l’iode  employés  l’un  après  l’autre,  mais  la 
coloration  bleue  qu’il  exerce  sur  la  cellulose  varie  de  teinte  d’après 
son  degré  de  concentration.  La  couleur  bleue  se  change  en  violet 
ou  en  rouge  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 


loinie  Pt  (l'eml)i  yogi'nic  végélalo.s  feront  bien  de  consulter  l’ouvrage  de  Schaclit, 
sur  le  Micruseojie  à l'nnnloînic  végétale,  3*  édition  allemande  et  la  Ira- 

duclion  française,  par  Ûaliinier.  Paris,  18!'5. 
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D’après  ScAm/jc,  on  doit  préparer  de  la  façon  suivante  le  chlorure 
de  zinc  iodé  : In  solution  de  zinc  dans  l'acide  chlorhydrique  est  éva- 
porée à consistance  sirupeuse,  tout  en  la  remuant  sans  cesse  avec 
une  lame  de  zinc  métallique.  On  ajoute  alors  t>  parties  environ  d'io- 
dure  de  potassium  pour  100  de  liquide.  On  finit  en  y ajoutant  de 
l'iode  autant  qu’il  s’en  dissout  et  de  l'eau  en  quantité  nécessaire. 

2"  Liqueur  nilro-mercurique  ou  réactif  de  Millon  (dit  souvent, 
mais  à tort  nitrite  de  mercure.  Voy.  p.  324). 

3“  Liqueur  ou  réactif  ammoniaco-cupriqiie.  — On  le  prépare  en 
dissolvant  do  l’oxyde  de  cuivre  récemment  précipité  et  encore 
humide  dans  de  l'ammoniaque  liquide.  (Schweizer,  de  Zurich.) 

Le  réactif  ammoniaco-cuprique  sert  à dissoudre  la  cellulose  des 
cellules  non  lignifiées  par  incrustation.  (Cramer,  de  Zurich.)  L'acide 
chlorhydrique  précipite  la  cellulose  de  celte  dissolution  sous  forme 
de  flocons. 

4“  Chlorate  dépotasse.  — 11  sert  dans  le  procédé  de  macéra- 
tion imaginé  par  Schulze.  On  prend  l’objet  que  l’on  coupe  en  tranches 
minces.  On  les  dépose  sur  le  porte-objet  et  on  les  couvre  d’une 
quantité  de  chlorate  de  potasse  égale  à leur  volume,  puis  on  ajoute 
quelques  gouttes  d’acide  nitri<|uc.  La  lame  de  verre  est  ensuite 
exposée  pendant  une  à trois  luinutes  à la  chaleur  d'une  lampe  à 
alcool.  Après  la  réaction,  on  lave  en  répandant  à plusieurs  repri- 
ses de  l’eau,  au  moyen  d’un  pinceau,  sur  la  préparation.  On  par- 
vient de  cette  façon  à isoler  les  cellules. 

Incinération  et  coupes  des  tissus  végétaux. 

883.  Pour  incinérer  les  coupes  des  tissus  végétaux  riches  en 
silice,  etc.,  tels  que  ceux  de  la  partie  superficielle  des  tiges  des 
Graminées,  les  Kquisetuni,  les  Diatomées,  etc.,  etc.  On  les  tient  au- 
dessus  de  la  flamme  d’une  lampe  a alcool  sur  une  lame  de  platine, 
telle  que  le  couteau  de  platine  des  laboratoires  de  chimie.  Quand 
l’incinération  est  complète  et  la  lame  refroidie  on  renverse  celle-ci 
avec  la  pellicule  de  cendre  sur  le  porte-objet,  dans  une  goutte 
d’eau  pure  ou  glycérinée  qu’on  y a mis  d’avance.  Pouf  les  Diato- 
mées et  quelques  autres  plantes,  il  est  bon  démettre  une  goutte  de 
solution  concentré  de  cblorate  de  potasse  sur  la  coupe  avant  de  la 
porter  sur  la  lampe  à alcool. 

Dans  l’exécution  des  coupes  des  tissus  végétaux  (voy.  p.  347. 
530  et  331  et  suiv.)  il  est  rare  que  celles-ci  soient  également  bien 
réussies  sur  toute  leur  surface.  Les  bords  sont  d'ordinaire  les  par- 
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lies  les  meilleures.  Il  importe  peu  que  la  coupe  soit  très-large; 
sa  minceur  et  l'iiitégrilé  des  cellules  sont  les  conditions  essentiel- 
les d'une  bonne  préparation.  Avant  de  couper  les  bois  durs  ou  les 
graines,  on  fera  bien  de  les  laisser  séjourner  un  jour  ou  deux 
dans  l'eau  froide  pour  les  ramollir.  Quant  aux  bois  tendres,  le 
meilleur  moyen  d’en  obtenir  des  coupes  délicates,  linos,  c'est  d’em- 
ployer l’injection  de  stéarine  fondue;  aucun  autre  procédé  no 
pourra  donner  des  coupes  aussi  fines.  On  fait  disparaître  ensuite  la 
stéarine  à l’aide  de  l’éther  ou  de  la  benzine  (Schaclit.) 

La  grosseurrelative  desobjets  fera  modifier  les  procédés  d’opéra- 
tion ; les  corps  un  peu  gros  se  tiennent  de  la  main  gauche  entre  le  pouce 
et  l'index  ; on  enferme  au  contraire  entre  deux  lamelles  de  liège  ou  de 
sureau  les  corps  de  dimensions  trop  petites,  tels  que  les  liges  de 
mousses,  les  petitesbrancliesou  les  petites  racines,  les  feuilles,  l'épi- 
derme ou  les  autres  tissus  disposés  par  couches,  les  petites  grai- 
nes, etc.  Quant  aux  parties  encore  trop  délicates  pour  supporter  la 
pression  entre  les  lames  de  moelle  de  sureau,  on  les  tient  avec  la 
plus  grande  précaution  entre  le  pouce  et  l'index.  C'est  lù  particuliè- 
rement le  procédé  à suivre  pour  couper  un  petit  objet  en  deux  par- 
ties égales.  Désire-t  on  au  contraire  obtenir  une  tranche  passant  par 
le  milieu  d’un  corps  très-petit,  tel  qu’un  embryon  pris  dans  une 
graine,  on  porte  ce  corps  sur  l’index,  en  ne  se  servant  du  pouce  que 
pour  l’empécher  de  le  déplacer.  On  mouille  préalablement  le  doigt 
pour  rendre  les  déplacements  moins  faciles,  et  l’on  fait  la  coupe  en 
appuyant  solidement  le  bras  gauche  contre  la  table.  On  observe  au 
microscope  ces  coupes  d’abord  sans  verre-à-convrir,  et  souvent  il  sera 
bon  de  retourner  la  préparation  sur  elle-même.  C’est  alors  qu’on  dé- 
couvrira en  quel  point  et  de  quel  cété  on  peut  faire  mieux  en- 
core à l'aide  d’une  nouvelle  section.  On  reporte  dans  ce  (as 
l’objet  sur  l’index  de  la  main  gauche  et  on  recommence  l’opération, 
après  avoir  bien  examiné  à la  loupe  la  véritable  position  de  la 
coupe  sur  le  doigt,  si  la  coupe  est  assez  fine  ; mais  s’il  reste  quel- 
ques parties  adhérentes  dont  il  soit  nécessaire  de  se  débarrasser, 
on  détachera  ces  derniers  sous  la  loupe  montée,  avec  les  aiguilles 
ou  les  petits  scalpels.  (Schacht,  loc.  cit.  p.  61  et  63.) 


* DcpuisMulpighi  [Aunlonie plaïUarum,  1675), et  Lccuwcnliocck  (1080  à 1723), ou 
Imiive  la  description  et  la  repn'scntation  de  coii|)cs  minces  d un  grand  nombre 
de  tissus  et  d’organes  des  plantes  dans  Joliiot,  llaker,  Ledormüller , Adams  et 
autres.  On  s’étonne  môme,  en  les  voyant,  de  ne  pas  rencontrer  celles  de  quel* 
ques-uns  des  tissus  animaux  qui  ont  une  consistance  analogue. 
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886.  Pour  les  graines  Irès-pelUes , les  grains  de  pollen,  et  les 
spores  on  prend  un  bâton  de  moelle  de  sureau  sèche,  long 
de  2 à 5 centimètres  à peu  près  et  aussi  large  que  possible.  On 
fait  à l'ime  des  extrémités  une  section  plane,  bien  nette,  que  l’on 
recouvre  ensuite  d'une  couche  de  gomme  très-consistante. 

Cette  gomme,  en  dissolution,  doit  être  claire  et  privée  de  toute 
impureté,  ce  qu’on  obtient  en  laissant  la  liqueur  reposer  un  jour 
'ou  deux.  On  plante  debout  ce  petit  bâton  de  sureau,  et  l’on  laisse 
la  couche  gommeuse  se  dessécher  lentement  ; après  quoi  on  ajoute 
une  seconde  couche  et  on  sème  ensuite  à la  surface  les  petits  objets 
à étudier.  Le  bâton  est  replacé  dans  la  position  précédente,  et 
lorsque  le  tout  est  bien  sec,  on  ajoute  une  troisième  et  dernière 
couche  de  gomme.  C’est  alors  qu’on  peut  faire  des  coupes  e.xcessi- 
vement  fines  â travers  la  gomme  et  la  moelle  de  sureau,  à l’aide 
d’un  rasoir  bien  affilé  , à lame  concave.  On  enlève  les  coupes 
avec  une  aiguille  sèche , et  on  les  porte  dans  une  goutte  d’eau 
préparée  à l'avance  sur  le  porte-objet.  1a‘S  premières  coupes  d’or- 
dinaire ne  fournissent  rien,  jusqu’à  ce  qu’on  arrive  à la  surface 
sur  laquelle  ont  été  déposés  les  petits  objets.  .Avec  un  peu  d’exer- 
cice et  de  patience,  on  obtiendra  de  la  sorte  des  coupes  très-élé- 
gantes et  d’une  très-grande  finesse.  11  est  essentiel  en  même  temps 
que  la  masse  gommeuse  soit  arrivée  à un  degré  tout  à fait  dé- 
terminé de  dessiccation  et  qu’elle  ne  soit  ni  dure  nij  molle  ; 
lorsqu’elle  est  trop  sèche,  on  la  ramollira  avec  l’haleine.  Il  est 
utile  également  d'ajouter  un  peu  de  sucre  à la  dissolution  gom- 
meuse pour  empêcher  le  fendillement  pendant  la  dessiccation.  Les 
sections  faites  dans  la  gomme  doivent  offrir  des  surfaces  brillantes  ; 
lorsqu’elles  sont  rugueuses,  c’est  que  les  corps  intérieurs  ont  été 
plus  ou  moins  déchirés;  voilà  pourquoi  le  rasoir  doit  être  aussi 
tranchant  que  possible.  (Schacht,  p.  6i.) 

Pour  étudier  des  bois  fossiles,  il  est  nécessaire  de  les  mettre  à 
digérer  pendant  plusieurs  jours  dans  une  dissolution  de  carbonate 
de  soude  et  de  les  laver  ensuite  avec  de  l’eau.  Il  est  possible  après 
cela  de  couper  des  bois  qui,  sans  ce  traitement,  n’auraient  pu 
fournir  aucune  coupe  utile.  On  peut  faire  des  coupes  longitudinales 
et  transversales  dans  des  bois  transformés  en  carbonate  de  chaux 
en  se  servant  d’une  scie  faite  d’un  ressort  de  montre,  et  en  les  po- 
lissant ensuite.  Après  avoir  obtenu  une  première  surface  avec  la 
scie  on  la  polit  en  la  frottant,  à plat,  avec  de  l’eau,  sur  une  fine 
pierre  à aiguiser  : on  emploie  alors  la  scie  pour  la  coupe,  et  l’on 
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fixe  celle-ci  par  le  côté  poli,  avec  de  la  cire,  sur  un  bouchon  ; 
ou  enlève  ensuite  les  parties  les  plus  grossières  avec  une  lime  fine 
et  on  polit  la  coupe  sur  une  pierre  à aiguiser,  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  devenue  suffisamment  mince.  On  plonge  après  cela  le  bou- 
chon dans  l'alcool  ; la  coupe  se  détache,  ou  la  nettoie  avec  un 
pinceau,  et  l'on  peut  dès  lors  la  conserver  dans  le  baume  du  Ca- 
nada. (Schacht,  p.  loO.) 

887.  Notons  ici  que  les  préparations  végétales  se  font,  comme  il 
a été  dit  plus  haut  (page  38‘2  et  suiv.),  d'une  manière  générale. 
Pour  ce  qui  concerne  leur  examen,  voyez  p.  420,  440  , 470  et  485. 

Celles  qui  ne  renferment  pas  de  grains  d’amidon  ni  de  chloro- 
phylle, seront  conservées  dans  le  chlorure  de  calcium.  (Voy.  p.  509.) 

La  glycérine  peut  également  être  employée  pure  ou  un  peu  éten- 
due d'eau  dans  les  mêmes  circonstances.  Il  faut  la  choisir  toutes 
les  fois  que  l'on  veut  conserver  des  grains  d’amidon  qui  y devien- 
nent très-évidents  au  bout  de  vingt-quatre  heures.  Elle  conserve 
aussi  assez  bien  la  chlorophylle. 

Mais  poui  les  préparations  colorées  en  général,  il  vaut  mieux 
employer  l’alcool  créosoté  de  Thwaites  (page  374,  g 529),  ou  la 
gélatine  glyeérinée  (page  373),  qui  conserve  bien  la  plupart  des 
préparations  délicates  d’origine  végétale. 

Notons  encore  que  IVnit  camphrée  est  recommandée  par  M.  van 
lleurck  pour  conserver  les  spirales  délicates  de  chlorophylle  qui  se 
trouvent  dans  certaines  algues,  telles  que  les  Spirogyra.  Ces  spi- 
rales sont  détruites  par  toute  autre  solution.  Pour  préparer  l’eau 
camphrée,  on  prend  un  flacon  de  40  à fiO  grammes  à moitié  rempli 
d’eau,  dans  lequel  on  verse  3 ou  4 gouttes  d’alcool  camphré  et  on 
secoue  fortement.  On  opère  ainsi  un  certain  nombre  de  fois  jus- 
qu’à ce  qu’une  couche  assez  considérable  de  camphre  en  poudre 
surnage.  Le  liquide  est  alors  filtré  et  conservé  dans  un  flacon  fer- 
mant parfaitément. 

On  emploie  l’huile  fine  dont  se  servent  les  horlogers,  au  lieu  des 
essences,  etc.,  pour  conserver  les  pollens,  l’aleurone  et  quelques 
autres  objets. 

L’eau  sucrée  et  le  sirop  de  sucre  faible  des  pharmacies  sont  em- 
ployés soit  comme  liquide  conservateur,  soit  comme  réactif.  Dans 
ce  dernier  cas,  en  ajoutant  une  goutte  d’acide  sulfurique  à une  pré- 
]>aration  plongée  dans  le  sirop  de  .sucre,  au  bout  de  5 à 10  mi- 
nutes, celle-ci  se  colore  en  rose  et  l'utricule  primordial  se  rétracte. 
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CHAPITRE  II 

De  l'élade  A l'aide  du  microacope  des  partiea  consRhiantes  dea  planlea. 

ART.  I.  — EXAMEN  DES  PARTIES  CONSTITUANTES  DES  PLANTES 
QUI  n'ont  PAS  DE  FORME  PROPRE. 

888.  Parmi  les  parties  constituantes  élémentaires  des  plantes,  il 
en  est  qui  sont  dépourvus  de  configuration  déterminée  ou  du  moins 
de  forme  qui  leur  soit  propre.  11  faut  signaler  : 1“  la  substance  de 
hcuticule  et  des  couches  cutiadaires de  l'épiderme  végétal  ; 2"  la  sub- 
stance intercellulaire,  dite  aussi  unissante  ou  intermediaire  ; la 
substance  gclatiniforme  des  tissus  de  beaucoup  d’Algues,  telles  que 
les  Tremelles  et  de  divers  Champignons,  dont  il  faut  peut-être  sé- 
parer celle  cpji  existe  entre  les  faisceaux  de  tlièqucs  de  diverses 
espèces  de  ces  plantes. 

Ces  dernières  se  voient  sur  les  coupes  de  Tremelles,  etc.,  entre 
les  cellules  des  touffes  ou  plaques  formées  par  diverses  Palmellées, 
entre  les  paraphyscs  de  diverses  algues,  etc.,  sous  l'aspect  d'une 
substance  hyaline,  grenue  ou  non,  tenant  A la  fois  séparés  et 
réunis  les  éléments  figurés  qu’elles  accompagnent. 

l.a  matière  intercellulaire  des  plantes  ligneuses  se  voit  bien  sur 
la  coupe  du' bois  des  conifères;  traitée  par  l'acide  nitrique  et 
chauffée  quelques  instants,  elle  jaunit  comme  la  cuticule  dont  elle 
a les  réaclions.  Comme  celle-ci,  elle  résiste  à l'action  de  l'acide 
sulfurique  concentré,  qui,  en  dissolvant  la  cellulose  des  cellules, 
permet  de  faire  disparaître  ces  dernières  et  de  laisser  la  substance 
cellulaire  seule  ou  à peu  près.  (Voy.  aussi  p.  Aô4.) 

889.  De  la  cuticule.  L'épiderme  des  plantes  est  recouvert  d’une 
pellicule  d'une  minceur  extrême  qui  s’étend  comme  un  vernis  sans 
discontinuité,  de  la  surface  libre  d’une  cellule  à celle  de  l’autre  ; 
elle  recouvre  également  les  poils  et  les  autres  dépendances  de  l’é- 
piderme. On  l’appelle  aussi  cuticule  vraie. 

On  l’observe  facilement  sur  les  coupes  des  feuilles  coriace,  sur 
celle  des  branches  des  plantes  à écorces  lisses,  etc. 

L’origine  de  la  cuticule  se  lie  intimement  à l'épaississement  des 
cellules.  C’est  le  côté  externe  libre  des  cellules  superficielles  quipro- 
duit  cette  cuticule.  La  membrane  qui  constitue  la  paroi  externe  de  ce 
côtéestsimplc  dans  le  principe,  homogène,  et  bleuit  même  quelquc- 
foissous  l'influence  de  l'iode  et  de  l’acide  sulfurique.  Un  pou  plus 
lard,  celle  membranese  dédoublecn  deuxcouchesparallèles,  d'égale 

Roui.  — Microscope.  53 
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épaisseur,  et  présentant  le  même  aspect.  L’extérieure  est  la  cuti- 
cule; elle  jaunit  uu  brunit  par  l'iode  et  l’acide  sulfurique  dans  la 
plupart  des  cas  (car  M.  Trécul  d’abord,  et  d’autres  anatomistes  en- 
suite, en  ont  indiqué  qui  deviennent  du  plus  beau  bleu),  tandis 
que  l’autre  sous-jacente  devient  ordinairement  bleue.  Chaque  cel- 
lule superficielle  donne  ainsi  naissance  à une  cuticule  partielle,  et, 
comme  ces  cellules  sont  solidement  unies  les  unes  aux  autres  à 
cette  époque,  les  cuticules  partielles  qui  s’en  séparent  sont  de 
même  intimement  liées,  de  manière  à former  une  membrane  con- 
tinue autour  du  végétal. 

Si  l’on  agit  sur  des  organes  dans  lesquels  la  paroi  externe  des 
cellules  épidermiques  n’a  guère  plus  d’épaisseur  que  leurs  parois 
latérales,  et  chez  lesquels  l’iode  et  l’acide  sulfurique  ou  nitrique 
ne  montrent  qu’une  cuticule  trés-mince  (épiderme  des  feuilles 
d'iris  fimbriala,  de  la  tige  d'Epiphyllum  truncalum,  du  pétiole  des 
Musa,  etc.),  l’action  même  de  la  potasse  est  nulle.  Il  reste  une  la- 
melle mince  et  colorée  en  jaune  sur  le  côté  externe  des  cellules  qui 
ont  bleui  elles-mêmes. 

890.  Couches  culiculaires.  Hugo  Mohl  a donné  le  nom  de  couches 
cuticulaires  aux  parties  des  cellules  épidermiques,  de  celles  du 
liber,  etc.,  qui  se  colorent  en  jaune  sous  l'action  des  acides  sulfu- 
rique ou  nitrique  et  de  l’iode,  mais  bleuissent  à l’aide  de  ce  métal- 
loïde et  du  traitement  préalable  par  la  potasse  concentrée.  Elles 
renferment  donc  de  la  cellulose,  tandis  que  l’absence  absolue  de 
ce  principe  caractérise  la  vraie  cuticule. 

On  trouve  les  couches  cuticulaires  sur  la  coupe  des  feuilles  con- 
sidérées comme  ayant  une  cuticule  épaisse  (Aloë  obliqua).  On  doit 
laisser  la  préparation  pendant  vingt-quatre  é quarante-huit  heures 
dans  une  solution  de  potasse  très-concentrée,  à la  tcinpérature  or- 
dinaire. La  couche  cuticulaire  se  gonfle  et  se  montre,  comme  la 
membrane  des  cellules  épaisses  traitées  par  l’acide  sulfurique, 
composée  de  nombreuses  lamelles  superposées.  Ces  lamelles  ne 
s’étendent  pas  sans  interruption  d’une  cellule  à l’autre,  et  ne  for- 
ment pas  une  membrane  uniformément  étalée  à la  surface  de  l’é- 
piderme, ni  qu’on  puisse  distinguer,  séparer  d’avec  lui;  au  con- 
traire, elles  finissent  sur  la  limite  de  deux  cellules  épidermiques, 
adjacentes  et  constituent  une  portion  de  leurs  parois.  Le  plus  sou- 
vent, dans  cette  expérience.,  les  cellules  d’épiderme  se  sont  élargies 
cl  les  portions  de  couches  cuticulaires  qui  correspondent  à ces-ceL 
Iules  se  sont  séparées  l’une  de  l’autre  d’une  manière  plus  ou  moins 
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complète.  Si  l'on  met  sur  la  préparation  quelques  gouttes  de  tein- 
ture d’iode  saturée  et  qu'après  avoir  laissé  sécher  on  ajoute  de 
l'eau,  la  couche  cuticulaire  se  colore  en  bleu  d'une  manière  aussi 
nette  que  les  parois  des  cellules  de  l'épiderme  et  du  parenchyme 
sous-jacent  (,4/oë  obliqua  et  Margarilifera;  Hoya  carnosa;  Hackea 
pachyphylla  et  gibbosa,  etc.,  //ex,  Ÿiscutn,  Phormium,  Cycas,  etc.). 
Elle  peut  être  dissoute  par  la  potasse.  Pendant  que  se  produit  l'ac- 
tion de  la  potasse  sur  les  couches  cuticulaires  des  cellules  épider- 
miques, on  voit  une  niembranule  très-déliée  se  détacher  de  leur 
face  externe.  Cette  membrane  déliée  est  la  vraie  cuticule,  qui  se 
colore  par  l'iode,  non  pas  en  bleu,  mais  en  jaune. 

ART.  II. — EMPLOI  DO  UlCItOSCOPE  DANS  l'ÉTODB  DES  CELLULES  VÉGÉTALES 
ET  DE  LEUR  CONTENU. 

891 . Dans  toutes  les  coupes  des  plantes,  on  voit  leurs  cellules  sur 
lesquelles,  paroi  et  cavitn  ou  contenant 
et  contenu,  sont  autant  de  choses  dis- 
tinctes qu'on  doit  observer.  La  première 
(fig.  242,  c),  porte  le  nom  de  paroi  de 
cellulose,  parce  que  ce  principe  s’y 
trouve  à peu  près  constamment.  Sur 
les  champignons,  les  algues,  etc.,  c’esl 
la  fongine,  principe  isomère,  mais  en 
différant  sous  quelques  rapports,  qui 
remplace  la  cellulose.  ’ 

Pour  colorer  la  cellulose  en  bleu,  on 
commence  par  mouiller  la  préparation 
avec  de  l’eau  iodée,  et  ayant  ensuite 
enlevé  le  surcroît  d’eau  iodée  avec  un 
morceau  de  papier  joseph  ou  du  lii>ge 
fin,  on  ajoute  une  goutte  d’acide  sulfu- 
rique et  l’on  couvre  d’un  verre  mince. 

La  coloration  bleue  se  change  sou- 
vent après  vingt-quatre  heures  en  couleur  violette  ou  rouge. 

Le  plus  souvent  (mais  encore  y a-t-il  quelques  exceptions)  cette 
paroi  est  tapissée  d'une  seconde  membrane  ou  couche  formée  de 
substances  organiques  azotées  demi-solide  jaunissant  par  l'acide  azo- 

' Ccllulüs  du  liosti  do  l'axe  d'un  bourgeon  du  bulbe  du  lis  (LIlium  candidam,  L.) 
thiitées  pnr  la  teihttin'  olcooliqiic  (l'iode  qui  a fait  rétracter  rutricule  aloté  dans 
plusiéura  ceilule.1  (i(  et  <t).  n,  b.  Cellules  avec  leur  noyatt  et  des  (llamentâ  traversant  le 
cavité. 
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■tique  (fig.  24‘2,  d).  C'csl  Vulricule  azoté,  primordial,  ou  primitif 
{Germinal  matter  de  Bealc).  A celle-ci  se  trouvent  annexés  quelque- 
fois un  ou  deux  (rarement  plus)  petits  corps  sphériques  ou  ovoïdes 
de  même  nature  qu’elle;  c’est  ce  qu’on  appelle  le  noyau,  nucléus  ou 
cytoblaste  {b);  celui-ci  renferme  ou  non  un  ou  deux  très-petits  cor- 
puscules, appelés  nucléoles  (nucleolus).  Voy.  tig.  248,  a. 

Pour  voir  toutes  ces  parties,  il  faut  prendre  particulièrement  les 
cellules  pleines  de  liquides  incolores,  des  fruits  pulpeux  (raisin, 
fraises,  melon,  etc.),  des  écailles  des  bulbes  de  Liliacées,  delà  sou- 
che charnue  des  ombelliféres,  des  crucifères,  etc.,  de  l’endoderme 
de  l’écorce,  de  la  moelle  encore  pleine  de  liquide  des  jeunes  plan- 
tes ou  des  jeunes  rameaux.  On  les  traite  par  l’alcool,  la  teinture 
d’iode  ou  l’acide  azotique.  (Voy.  p.  440,  476  et  485.) 

On  peut  cQ.nserycr  la  préparation  do  ces  parties  dans  la  solution 
de  chlorure  de  calcium  à 4 partie 
pour  5 d’eau  distillée. 

Les  filaments  granulés  qui  lient  le 
noyau  A l'utricule,  lorsque,  par  ex- 
ception, il  occupe  le  centre  de  la 
cellule,  sont  dus  A la  coagulation  du 
contenu  mucilagiiieux  par  l’alcool. 
-On  en  voit  qui  s’étendent  d’un  côté  A 
l’autre  de  l’utricule  dans  des  points 
très-éloignés  du  noyau,  ou  du  noyau 
A la  paroi  opposée,  quand  celui-lA 
est  inclus  dans  l’épaisseur  de  l’utri- 
cule,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordi- 
naire ( fig.  242,  a,  b}. 

Le  nucléole  ou  les  nucléoles,  quand 
il  y en  a deux  ou  trois,  sont  des 
corpuscules  très-petits  (fig.  245,  a),  0“"",00i  à 0““,  002,  mais 
pourtant  plus  gros  et  plus  brillants  au  centre  que  les  granulations 
moléculaires  du  noyau.  Ils  sont  sphériques,  à bords  nets  et  foncés; 
leur  masse  est  homogène,  non  granuleuse,  comme  celle  du  noyau. 
Cependant  quelquefois,  mais  très-rarement,  il  renferment  une  gra- 
nulation moléculaire  A leur  centre,  qui  reçoit  le  nom  de  nucléolule. 
Il  n’est  pas  très-rare  de  ne  trouver  aucune  trace  do  nucléole  dans  des 


• Cellules  <le  la  face  interne  d'une  feuille  ou  écaille  d'un  ImiUm»  de  lis  iIMium  can- 
(iidum.  L.)>  a.  Nucléole  au  centre  d'un  noyau  sphérique,  b.  Granules  gnsâtres  floUanl 
dans  le  liquide  remplissant  chaque  cellule. 
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noyaux  parfaitement  constitués  et  trés-distincts,  sous  tous  les 
autres  rapports.  Cette  partie  constituante,  c’est-é-dire  l’utricule, 
manque  dans  les  cellules  pleines  des  gaz  qui  rendent  les 


Fig.  4U  *. 


pétales  blancs,  etc.,  (t  dans  les  cellules  des  couches  ligneuses. 

* Coupe  de  la  supoiiicio  ù*un  pscudo^bulbe  (lubercule)  de  rOrc/ii.i  palmain  L.  mon- 
trant divei-ses  variétés  des  contenus  cciliilaircs.  a.  Épiderme  à cellules  pleines  de 
liquide  incolore.  Au-dessous  sont  des  cellules  A contenu  ^ri^àlrc  llnemeiitKi'cnu. 
Cellules  plus  ou  moins  pleines  de  liquide  incolore  et  de  grains  de  fécule,  e,  ^ Rapliides. 
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892.  On  isole  artificiellement  les  cellules  à l'aide  d’une  macéra- 
tion à chaud,  des  plantes  dans  l’acide  azotique  additionné  de  chlo- 
rate de  potasse  à volume  égal,  ou  mieux  par  ébullition  répétée  du 
ligneux  et  de  ses  fragments,  des  coupes  de  noyaux,  etc.,  dans  une 
solution  concentrée  de  chlorate  de  potasse  additionnée  de  son  vo- 
lume d’acide  azotique  ou  de  solution  d’acide  chromique.  L'ébulli- 
tion dans  une  solution  concentrée  de  potasse  produit  aussi  cet  iso- 
lement. Tous  ces  réactifs  dissolvent  la  matière  intercellulaire  des 
plantes.  L’acide  azotique  dissout  les  substances  dites  incrustontes  des 
cellules  lignifiées  avant  de  dissoudre  la  substance  incrustante. 
L’acide  sulfurique  ne  dissout  pas  bien.  L’isolement  des  cellules 
doit  souvent  être  achevé  sous  la  loupe  é dissection,  puis  on  les 
recouvre  alors  de  la  lame  mince  pour  les  observer  à un  fort 
grossissement.  La  potasse  dissout  aussi  les  substances  lignifiantes  et 
la  substance  tubéreuse  que  l’acide  sulfurique  ne  dissout  pas. 

Si  l’on  trempe  des  éléments  anatomiques  végétaux,  une  coupe 
mince,  par  exemple,  dans  du  sirop  de  sucre,  et  qu’on  enlève  en- 
suite l'excédant  du  sirop  avec  un  pinceau  pour  ajouter  une  goutte 
d'acide  sulfurique  (trois  parties  d’acide  concentré  pour  une  d’eau), 
la  paroi  de  cellulose  est  colorée  en  rose  rouge  au  bout  de  dix  minu- 
tes. L’acide  chlorhydrique  est  employé  comme  les  acides  précédents, 
pour  dissocier  les  éléments  anatomiques  réunis,  et  surtout  pour  en- 
lever les  sels  qui  incrustent  ou  remplissent  certains  éléments  ana- 
tomiques. 11  colore  en  rose  les  fibres  du  liber,  les  vaisseaux  et  les 
fibres  Jeunes  noueuses  lignifiées. 

89.Ô.  Matières  contenues  dans  les  cellules  végétales. 

1*  Air  pur. 

d'oxygt^ne  <88  parties)  ; le  reste  est  Tonné  d’acide  car1»onique, 
d'hydrogétic  et  d'azote. 

ISnns  granulations  (fig.  244.  a). 

Avec  granules  azotés  ou  amylacés  (cellules  des 
bulites  et  de  ht>aucoup  de  parenchymes  (4».  d). 
Avec  des  goulrlettes  d'nuiles  colorées  aromati- 
ques ou  non  ( cellules  du  parenchyme  des 
{Animes,  des  melons,  etc). 

S*  Liquides  uniformément  colort's  par  des  substances  dissoutes  (cellules 
des  pétales,  des  fruits  et  feuilles  colorées,  etc.). 

5*  Liquides  homogènes  représentés  par  des  essences  (Aurantiacées,-  Myr- 
tinées,  Ilypericum,  etc.). 

4*  Liquides  huileux,  en  gouUelette.s  émulsionnées  dans  un  liquide  rauci- 
lagineux  (liquides  laiteux  des  laiicilérés,  des  cellules  ue  l'amande 
du  noyer,  etc.,  des  cellules  alloiufées  ou  liihcs  de  diveis  agarics  d 
surs  laiteux  blancs,  jaunes,  etc.  (Voy.  p.  .Sil.  Hg.  135  et  p.  85ü.) 

1*  Chlorophylle  (en  masses,  ou  en  grains  suspendus  et  Hottanis  dans  un 
ii<niiac  mucilagincux,  ou  adhérents  aux  parois  sans  ordre,  ou  ré-- 
guliérement  eu  spirale,  etc.  (comme  dans  l>eaucoiip  de  confcrvcs). 
î*  Grains  d’amidon  et  d’aleiirone  (Iré'S-peüts.  mêles  A des  granules 
azotés,  comme  dans  les  liquides:  1*.  ou  plus  ou  moins  gros  lem- 
piissanl  les  cellules  en  tout  ou  en  partie  (fig.  24-t,  h.  c.  d). 

S*  Cristaux  de  sels  inorganiquej»  divers  (oxaLites,  carbonates,  etc.),  en 
aiiMBlU’S  ou  raphides,  ou  «le  forme  déleriiiinéc;  uniques  ou  ag;:lo- 
niérés  réunis  (>ar  une  masse  azotée  mucilagineuse  (lig.  244,  e. 
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PnÉPAliATIOiN  DU  CONTENU  DES  CELLULES. 

Le  contenu  tjazeux  est  homogène,  variable  dans  sa  composition, 
suivant  les  espèces  végétales  et  les  régions  de  la  plante.  11  se  dis- 
tingue sous  le  microscope  du  contenu  liquide  par  la  manière  dont 
les  gaz  réfractent  la  lumière  comparativement  à ces  derniers.  C’est 
par  la  manière  dont  il  la  réfléchit  qu’il  donne  au  tissu  formé  par  les 
cellules  qui  en  sont  pleines  lu  couleur  blanche  qui  leur  est  propre. 
Pour  l’étudier  il  faut  faire  des  coupes  des  pétales  blancs  on  de  la 
moelle  de  sureau,  du  Philadetpliui  coronaria,  etc. 

Le  contenu  liquide  est  quelquefois  huileux  et  homogène  {huiles 
essentielles  des  feuilles,  des  fruits  et  des  jeunes  écorces  des  plantes 
de  la  famille  des  anrantiacées)  ou  aqueux  avec  ou  assez  rarementi 
sans  granulations  moléculaires  azotées,  grains  de  fécule  (fig.  26'2,  M) 
de  chlorophylle  ou  gouttes  huileuses  ou  résineuses  en  suspension. 
Le  contenu  aqueux,  ou  mieux,  le  liquide  qui  tient  les  granules,  etc. , 
en  suspension,  porte  dans  beaucoup  d’écrits  le  nom  de  protoplasma 
(de  a en  e);  il  est  coagulable  par  les  agents  qui  précipitent  l’albu- 
mine, se  colore  en  jaune  ou  jaune  brun  par  la  teinture  d’iode, 
comme  le  font  les  substances  organiques  azotées  '. 

Le  contenu  solide  est  formé  par  la  chlorophylle,  l’aleurone,  des 


' » Je  me  crois  autorisé  donner  le  nom  de  protoplasma  à la  substance  demi- 
tliiide,  azotée,  jaunie  par  l’iode,  qui  est  répandue  dans  les  cavités  cellulaires 
lies  plantes,  nom  qui  se  rapporte  ù sa  fonction  pliy.siologique.  d (il.  Uolil,  Bo- 
tanudte  Zeitung,  18Aii,  et  Aiiimles  des  sciences  naturelles  : Botanique.  Paris, 
1840,  in-8",  t.  VI,  p,  80.)  Il  n’y  a,  d’après  Purkinje,  d’analogie  décisive  entre 
les  deux  grandes  divisions  de  la  nature  organique  qu’en  ce  qui  touclie  les 
granules  élémentaires  du  Cambium  végétal  et  du  protoplasma  dans  l'einhryon 
aniinal.  (Reichert,  Arcliiv  für  Anal,  und  Phgsiol.  Rurlin,  1841,  p.  CLXIII.]  Je 
cite  ici  les  testes  indiquant  le  sens  donné  au  mot  protoplasma,  en  anatomie 
animale  et  végétale,  par  les  premiers  auteurs  qui  l’ont  employé.  Depuis  1811 
et  1816  le  sens  donné  primitivement  à ce  mot  a été  arbitrairement  changé 
et  diversement  par  tels  et  tels  écrivains  sous  la  plume  desquels  ce  terme  et  celui 
de  prolifération  servent  à tout  expliquer;  chacun  attribuant  à ce  qu’il  appelle 
protoplasma  les  propriétés  voulues  pour  donner  une  apparence  de  justification  à 
l’hypothèse  émise.  Notons  aitssi  que  Beiicke  (1862  et  d’autres  auteurs  encore  ont 
vu  se  st’-parer  du  contenu  glutineui  de  jeunes  cellules  di’  beaucoup  de  plantes 
en  voie  de  croissance,  des  gouttes,  des  mélanges  albumino-graisseux,  qu’on  a 
appelé  tnijêlinc  ;voy.  plus  liant,  p.  .hOO),  en  raison  de  co  que  sous  le  micro- 
scofie  elles  offrent  un  double  contour,  etc.,  comme  la  myéline  des  tubes  ner- 
veux et  de  ce  que,  comme  dans  celle-ci,  on  pense  y avoir  constaté  la  présence  de 
la  cholestérine  et  de  la  lécitliine.  (I.e  protngon  n’est  que  de  la  lécithine  mal  pii- 
riliée.)  L’iitriculc  primordial  avec  son  contenu  (fro/oplaania)  est  la  partie  essen- 
tiellement active  des  plantes  [Germinal  niatler  de  Beale)  an  point  de  vue  de  la 
nutrition  ; la  paroi  de  cellulose  est  en  quelque  sorte,  par  rapport  à lui,  une  coqnq 
squelettique;  ce  que  la  co<|uille  est  au  mollusque  qu’elle  protège. 
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PRÉPARATION  DE  LA  CHLOROPHYLLE  ET  DES  CRISTAUX 

grains  de  fécule  pressés  les  uns  contre  les  autres  dans  les  interstices 
desquels  se  trouvent,  ou  des  gouttes  d’huile  (Cïperus  esculenlus, 
L.),  ou  un  liquide  avec  ou  sans  granulations  moléculaires  (Solakov 
tuberosum.  L.  Helianthus  tubermu».  L.  (Voy.  (ig.  244.) 

On  prépare  cæs  divers  contenus  en  faisant  des  coupes  comme  à 
l'ordinaire  de  chaque  plante  et  de  leui’S  parties. 

La  chlorophylle  se  'rencontre , non-seulement  dans  les  cellules 
des  parties  vertes  des  feuilles  (fig.  245),  etc.,  mais  aussi  dans  celle 
des  algues  filamenteuses,  où  elle  peut  être,  soit  à l’état  amorphe, 
ou  en  granules,  soit  dispersés,  soit  en  plaques,  en  amas,  en  bandes 
diversement,  et  symétriquement  disposés. 

On  peut  aussi  trouver  dans  divers  fruits  des  granules  colorés  en 
jaune,  en  rose,  etc.  (fig.  246). 

Les  cyslolUhes,  ou  concrétions  minérales  se  voient  sous  la  forme 


Fig.  Î45‘.  Fig.  24»! -. 


allongée  dans  l’épiderme  et  la  couche  cellulaire  sous-jacente  des 
sous  forme  de  grappes  de  raisin  dans  la  coupe  transver- 
sale de  la  lame  des  feuilles  du  Fieux  elaslica,  à un  grossissement  de 
2D0  diamètres.  On  conserve  les  préparations  dans  le  chlorure  de 
calcium.  Le  phosphate  de  chaux  en  aiguilles  se  trouve  parfois  sous 
forme  de  raphides,  dans  les  tubercules  des  orchidées  (fig.  244, 
p.  837). 

La  nature  des  cristaux  qui  se  rencontrent  aussi  dans  les  cellules 

* Coupe  d’une  feuille  entièrement  composée  de  tissu  cellulaire,  dii  Potidonia  eauHni. 
Des  cellules  pleines  de  liquide  incolore  formant  le  tissu  dit  prosencliyme  sont  inter- 
posées à deux  couches  de  ccitules  à chlorophylle  que  recouvre  rêiiidennc.  (Duchirtrc.) 

**  Cellules  obtenues  du  fruit  du  Capmeum  pteudocapticum,  contenant  des  vésicules 
(h,c.g|  coloives  en  jaune  A leur  périphérie  et  incolores  nu  centre;  d,  f,  i,  vésicules 
rompues  dans  le  point  le  plus  aminci  de  leur  substance  donnant  lieu  il  l'apparition  de 
petits  corpuscules  colorés  fusiformes.  (Trécul,  Annale*  des  sciences  naturelles.  1858.) 


D- 


, Ci  . ..^Ic 


PRÉPAHATIOS  DES  GOMHES.  «il 

des  plantes  ne  peut  pas  toujours  ûtre  déterminée  d’après  la  forme 
qu’ils  présentent,  celle-ci  étant  souvent  aciculaires.  Les  cris- 
taux de  carbonate  de  chaux  peuvent  dans  les  cellules  végétales,  of- 
frir quelques-unes  des  formes  indiquées  page  60'2.  Les  acides  les 
font  disparaître  en  produisant  un  dégagement  de  gaz,  et  en  lais- 
sant à leur  place  une  gangue  hyaline  qui  conserve  la  forme  de  la 
masse  cristalline.  Si  on  emploie  de  l’acide  sulfurique,  il  se  produit 
autour  des  cristaux  préexistant  des  groupes  aciculaires  ou  des 
lamelles  étroites,  et  allongées  de  sulfate  de  chaux.  Les  cristaux 
d’oxalate  de  chaux,  ont  dans  les  plantes,  les  formes  indiquées  page 
602,  et  parfois  les  foi'mes  en  sablier  (voy.  p.  C05),  ainsi  que  celles 
des  groupements  cristallins,  A surface  hérissée  de  pointes  plus  ou 
moins  allongées  (fig.  247).  Ils  sont  de  plus  fréquemment  à l’état 
d’aiguilles,  ou  raphides  isolées,  ou  groupées.  Ils 
sont  insolubles  dans  l’acide  acétique,  mais  solubles 
sans  dégagement  gazeux  dans  les  acides  chlorhy- 
drique et  azotique  non  étendus.  Les  aiguilles  de 
sulfate  de  chaux,  résistent  à l’action  de  tous  ces 
acides.  On  trouve  l’oxalate  de  chaux,  dans  presque 
toutes  les  écorces,  dans  les  tissus  des  Hhubarbes,  des  Cactées,  de» 
Oxalidées,  de  l’Oseille,  etc. 

894.  Pour  étudier  les  gommes,  on  tiendra  compte  de  ce  que 
M.  Trécul  a démontré  : t“que  la  gomme  rejetée  par  les  rosacées 
n’est  pas  produite  par  l’écorce,  mais  dans  le  corps  ligneux  ; 2“  que 
ce  que  l’on  a pris  pour  des  canaux  gommeux  dans  l'écorce  des 
Amygdalées  n’en  est  pas  ; que  c’est  un  réseau  d’utricules  d’une 
structure  particulière,  formé  principalement  de  cellules  du  liber 
imparfaites. 

Dans  les  lacunes  sans  gomme  de  ces  arbres,  ce  n’est  ordinaire- 
ment qu’assez  longtemps  après  la  résorption  des  cellules  donnant 
lieu  à la  formation  des  lames,  que  la  gomme  commence  à se  mon- 
trer A leur  pourtour  sous  la  forme  de  productions  incolores,  mame- 
lonnées, d’aspect  gélatineux,  qui  remplissent  peu  à peu  la  cavité  C| 
deviennent  confluentes.  L’aubier  superficiel  et  les  tissus  ligneux 
plus  internes  peuvent  s’altérer  et  se  transformer  en  gomme.  L’alté- 
ration se  manifeste  ordinairement  de  préférence  dans  la  partie  la 
plus  interne  de  chaque  couche  du  bois,  de  manière  que  les  lacunes 
qui  en  résultent  sont  disposées  circulairemcnt,  parallèlement  aux 

• Cellule  du  tissu  d'yne  Aristoloche  {Aristolochia  Sipho)  contenant  une  masse  d’oxa- 
late de  chaux  (cr).  {Ducbarlrc.) 


Fig,i47 
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couches  ligneuses.  Il  peut  .se  former  ainsi  quatre  ou  cinq  zones 
concentriques  de  lacunes  entourées  d'éléments  ligneux.  Le  phéno- 
mène de  désorganisation  commence  par  le  gonflement  de  la  mem- 
brane des  cellules  libreuses  ou  vasculaires,  qui  s’amollit,  se  liqué- 
fie, de  sorte  que  les  cavités  des  cellules  semblent  limitées  par  de  la 
substance  intercellulaire.  Ces  cavités  finissant  mèine  par  disparaître, 
les  éléments  du  bois  se  trouvent  réduits  en  une  masse  homogène. 
Cette  altération  envahit  peu  é peu  les  fibres  et  les  vaisseaux  voisins, 
et  il  en  résulte  des  lacunes  irrégulières  plus  ou  moins  étendues. 

Mucilages.  — Les  mucilages  des  Malvacécs , du  Tilleul,  des 
Sterciiliacées,  des  Cactées  et  des  Orchidées  ont  une  tout  autre 
origine.  Ils  ne  proviennent  point  de  la  désorganisation  d'utricules 
cellulosiques,  comme  les  gommes.  Ils  remplissent  des  cellules  sui 
generis,  dont  les  membranes  et  le  contenu  sont  mucilagineux  aus- 
sitôt qu'on  peut  les  reconnaître  ; et  c’est  ce  protoplasma  qui , 
dans  les  Cactées,  dans  le  Tilleul,  etc.,  se  dépose  par  couches  con- 
centriques successives  de  la  circonférence  au  centre  des  cellules, 
de  manière  que  les  plus  centrales,  qui  sont  les  plus  jeunes,  sont  aussi 
les  moins  denses  tant  que  le  dépôt  continue.  (Trécul.) 

895.  On  pourra  chercher  dans  les  plantes  ci-dessus  indiquées  ou 
dans  les  espèces  voisines,  les  diverses  variétés  de  grains  A' amidon 
énumérées  ici.  (Voy.  p.  8ôl  pour  leur  préparation  et  aussi  p.  420.) 

A.  Ornnw  amorpAes  (graines  de  cardamome,  écorce  de  talsepa- 
reille  de  la  Jamaïque,  etc.),  ü.  Grains  simples  (la  plupart  des 
plantes).  1.  Grains  arrondis  ou  polyédriques,  à angles  mousses: 
a.  sans  cavité  centrale  (noyau  de  Fritzsche)  , tels  que  les  plus 
petits  granules  dans  la  plupart  des  plantes,  ceux  du  riz;  A.  arec 
une  petite  cavité  centrale  (ce  n’est  ni  une  cavité  ni  un  noyau,  mais 
une  apparence  résultant  d'un  phénomène  de  réfraction)  : 1°  avec 
un  point  central  ou  hile;  autour  de  lui,  couches  concentriques 
(grains  de  fécules  irrégulières  des  cycadées) , ovoïdes  {Solanum 
fig.  140,  page  552  et  fig.  248) , conchoïdes  (liliacées)  ; 2"  avec 
couches  concentriques  peu  évidentes  ou  nulles  ( grains  arron- 
dis ou  polyédriques  du  maïs,  du  tubercule  des  apios,  etc.); 
c.  avec  un  centre  de  réfraction  ovale-allongé,  grains  montrant  ordi- 
nairement A l’état  sec  une  fissure  étoilée  {hile  des  auteurs),  qu'il  y 
ait  ou  non  des  couches  (légumineuses)  ; d.  grains  en  forme  de  coupe 
ou  de  gobelet  (cyathiformes)  : rhizome  des  iris.  11.  Grains  lenticu- 
laires avec  ou  sans  couches  excentriques  ; avec  hile  creux  déchiré, 
central  ou  excentrique,  petit  et  arrondi  ou  allongé,  ou  étoilé  (blé 
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seigle),  lil.  Grains  en  disques  Irès-aplatis,  avec  couches  évidentes 
ou  non  (amomacëes,  arrow-root).  IV.  Grains  en  bâtonnets,  avec 
centre  de  réfraction  allongé  dans  le  suc  des  laticiféres  d’euphor- 


Fig.  2A«  •. 


biacées  indigènes  (fig.  248  a.  b.)  et  de  quelques-unes  exotiques. 
V.  Grains  tout  à fait  irréguliers  (suc  des  laticiféres  de  beaucoup 
d’euphorbiacées  exotiques).  C.  Grains  cohérents  ensemble  : a.  grains 
centraux  de  l’aggloméra- 


as  de  centre  ^ n'n 
i i“  réunis  1 1 

B 2 à 4,  d’a-  a-U  } J 
simples(nia-  . (j  ^ ^ 


Fig.  249.  — Grains  de  fécule  en  bâtonnet  du  /n/r'x 
de  l‘Eu/?horbùi  /a/yriê  L. 


tion  dépourvus  de  centre 
de  réfraction 
au  nombre  de 
près  des  type.s  si 
rantacées)  ; 2“  réunis  par 
5 ou  6 en  type  régulier, 
rarement  irrégulier  (dive;-- 
ses  sortes  de  salsepareille)  : b.  grains  de  l'agglomération  avec 
centre  de  réfraction  évident  : 1°  tous  les  granules  partiels  de  l’ag- 
glomération, presque  de  même  grosseur,  i-éunis  par  2 ou  4 ; centre 
petit,  arrondi  (manioc);  centre  gros,  étoilé  (colchique)  ; de  2 à 11 
en  groupes  irréguliers  (tubercules  d’^lrum)  ; 2°  à un  gros  grain  en 
adhèrent  beaucoup  de  petits  (Sagus  liumphii,  ou  sagou). 

I.es  dimensions  des  grains  de  fécule  n'ont  rien  d’uniforme  dans 
une  même  espèce  ; on  peut,  dans  une  seule  cellule,  en  trouver  de 
petits  (0““, 001)  et  de  gros  (0“"“, 070).  Seulement,  eu  général,  ce 


• 1 6.  Amidon  d'uno  pomme  de  terre  encore  jeune.  — 7.  9,  9 .Amidon  des  cellule*^ 

du  placenta  d'un  jeune  fruit  «lu  Lycopmicum  fsviilt^uluin.  (Trécul.,  g4nn.  »cienci‘$ 
naturelles,  1858,  planche  X).  Vovoz  au$si  page  524,  (Ig.  155. 
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sont,  pour  chaque  espt'ce,  ou  les  g^os  ou  les  petits  qui  l’empor- 
tent. Quand  on  examine  au  microscope,  instrument  grossissant,  une 
fécule,  en  général,  on  aperçoit  un  point  plus  foncé,  situé  le  plus 
ordinairement  entre  le  centre  et  la  périphérie,  et  auquel  on  a 
donné  le  nom  de  hile  (flg.  '248,  a).  Autour  de  ce  point  sont 
des  zones  concentriques  disposées  avec  une  sorte  de  régula- 
rité, et  qui  sont  dues  à des  pellicules  minces,  superposées,  quel- 
quefois peu  manifestes  dans  les  grains,  mais  qu'on  distingue 
toujours  nettement  quand  ou  a soumis  ceux-ci  à une  chaleur  assez 
forte,  et  quand  ensuite  on  les  a imbibés  d’eau  ainsi  qu’on  le  voit 
dans  le  salep  (fig.  250). 

Ün  ne  trouve  généralement  pas  d’amidon  dans  les  plantes 
cellulaires,  les  mousses,  les  champignons  et  les  algues,  c'est-à-dire 
les  plantes  où  la /'onÿine  remplace  la  cellulose,  comme  principe  es- 
sentiel de  la  paroi  des  cellules.  Toutefois  d’après  Currey  quelques 
champignons  tubéracés  auraient  de  la  fécule  amorphe  colorée  en 
bleu  par  l’iode  ainsi  que  la  paroi  de  leurs  spores. 

Le  réactif  le  plus  sensible  de  l'amidon  est  l’iode,  qui  le  colore  en 
bleu  (Colin  et  H.  Gaultier  de  Claubry  1814)  : il  se  (ait  un  iodure 
d’amidon  bleu  qui  disparait  par  la  potasse  et  par  la  chaleur,  mais 
qui  réparait  par  le  refroidissement,  si  la  température  n’a  pas  été 
portée  à 100“.  l.a  coloration  ne  se  produit  plus  quand  la  fécule  est 
transformée  complètement  en  dextrine. 

Il  faut  se  servir  de  grossissements  de  200  à .500  diamètres  pour 
étudier  les  diverses  sortes  de  fécules  et  les  détails  de  l’organisation 
de  leurs  grains.  11  faut  aussi  étudier  leur  aspect  sous  l’influence  des 
modifications  qu’en  raison  de  leur  structure  pelliculaire  elles  font 
subir  à la  lumière  polarisée.  (Voy.  p.  421.)  L’action  des  grains  de 
fécule  sur  la  lumière  polarisée  est  si  nettement  un  fait  de  jmlarisa- 
tion  lamellaire  que  cette  action  est  nulle  de  la  part  des  grains  qui 
ne  sont  pas  lainelleux,  tels  que  ceux  du  riz,  (\u  Sparganium  ratno- 
sum  et  de  tous  les  grains  en  général  qui  comme  ceux-ci  ont  un  dia- 
mètre moindre  que  0“"',007,  bien  que  l’iode  les  colore  en  bleu. 

On  peut  on  conserver  les  préparations  pour  collections  dans  la 
glycérine,  dans  les  huiles  de  pied  de  bœuf  et  autres. 

Quant  aux  liquides  uniformément  colorés  roses,  rouges,  vio- 
lets, jaunes,  etc.,  des  pétales,  des  fruits,  etc.,  ils  ne  se  conser- 
vent pas  longtemps  dans  les  préparations  de  collections. 

896.. 'l/euroue.  —L’aleurone,  découverte  en  1855  parllartig,  se  pré- 
sente sous  l’aspect  de  grains  microscopiques  formésd’une  substance 


Digilized  by  Google 


rnÉPABATION  DE  L’ALEDRO^E. 


845 


azotée.  Granuleuse  comme  ramidon,  elle  s'en  distingue  aisément 
par  deux  caractères  principaux  : 1°  parce  que,  au  contact  de  l’eau, 
de  la  solution  faible  de  potasse,  des  acides  étendus,  elle  perd  sou- 
vent sa  forme  granuleuse  et  se  liquéfie  ; 2°  parce  que  sa  substance 


devient  jaune  brun  et  non  bleue  sous  l'influence  de  l'eau  fortement 
iodée.  Elle  est  insoluble  dans  l'huile,  l’alcool,  et  l’étlier.  Ses  grains 
sont  assez  mous,  non  cassants,  à surface  alvéolée  le  plus'souvenl  et 
d’un  diamètre  variant  de0““,00l  à 0"““,0ô7.  Les  cellules  des  gi'aines 
renferment  de  l’aleurone  et  pas  d'amidon,  dans  les  Composées, 


* Cellules  de  grandeurs  diverses  (a,b,c),  tlrée.s  des  tubercules  bouillis  pour  la  pré> 
paralion  du  salep  (Orclndccs)  montrant  les  rniiehei»  concentriques  pâles  des  grains  de 
fécule  cohérents  dans  les  cellules  qu'ils  remplissent. 


Digitized  by  Googic 


8i0 


PnÈPARATION  DE  l.’ALEUItOSE. 


Labiées,  Euphorbiacées,  Violariées , Papavéracées,  Crucifères,  Bo- 
sacées,  etc.  Les  graines  de  beaucoup  de  légumineuses  renferment 
souvent  plus d'aleuronc  que  d'amidon  (fig.  251,1  el2).  bans  certaines 


autres  familles  plus  éminemment  amylacées  encore  (Polygonées, 
Pbytolaccécs,  Cliciiopodées,  Amunantacées,  Caryophyllées,  Portula- 
cées),  Valbumen  contient  l’amidon  seulement,  tandis  que  l'em- 
bryon  renferme  l'aleurone. 

L’absence  de  toute  action  de  celle-ci  sur  la  lumière  polarisée  la 
distingue  aussitôt  des  grains  de  fécule,  sa  solubilité  ou  sa  dissociation 
dans  la  solution  de  potasse  étendue  et  froide  qui  n'attaque  pas  les 
gouttes  huileuses  ne  permet  pas  de  la  confondre  avec  ces  dernières, 
qui  sont  les  corpuscules  auxquels  ses  granules  ressemblent  le  plus. 
Quant  aux  très-petits  grains  de  fécule,  comme  ceux  du  riz,  du 
Sparganium  ramosum,  et  autres  qui,  n'étant  paslamclleux,  ne  pola- 
risent pas  la  lumière  et  sont  attaqués  par  la  potasse,  l’action  bleuis- 
sante de  l'iode  les  fait  distinguer  aisément. 

Beaucoup  de  corps  vésiculaires  intracellulaires  prennent  sous 
l'intluencc  de  l’eau  les  formes  cristallines  les  plus  nettes  (octaèdres, 
rhomboèdres  ou  prismes  rhomboidaux,  ou  des  dérivés).  Hartig  pen- 
sait que  ces  cristaux  existaient  tout  formés  dans  la  vésicule  aleu- 
rienne,  et  que  la  dissolution  de  la  substance  enveloppante  les  met- 
tait à découvert.  La  vérité  est  qu’en  agissant  avec  précaution  on  voit 
les  vésicules  prendre  peu  à peu  la  forme  cristalline.  Chez  quel- 
ques-unes, qui  sont  point  dissoutes  par  la  potasse , on  peut 
produire  à volonté  cette  forme  cristalline.  Celles  de  l'albumen  du 
Ricin  sont  (rës-propres  à cette  démonstration. 


• 1.  Une  cellule  de  roinbryon  de  i'Onobryehi*  Cft/itil  gnlti.'o.  Amidon,  b.  Vésicule» 
dleuricnncs  allt’rêcs  par  l'eau.  (Ti’éciil.  Ann.  dra  iV.  nat.)  — â.  I nc  cellule  de  l’cm* 
bt7on  du  Iktiicho»  prurient  : a*  Ainîdoni  r,  v'  vésicules  alourionnes.  D'après  Trèciil  -• 
{Ann.  (fc$  $c.  nat.,  18ri8)i 
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Dans  ÏAsphodelus  fistulosux,  les  vésicules  aleuriennes  sont  globu- 
leuses (flg.  252,  1 et  2)  ; dans  l'extrénic  jeunesse,  un  peu  plus  tard 
elles  deviennent  rhoinboédriques  ; 
dans  un  ûge  plus  avancé,  elles  re- 
deviennent globuleuses.  C’est  une  de 
ces  vésicules  naturellement  cristal- 
lines qui,  par  sa  végétation  particu- 
lière, produit  chez  le  Sparganitim 
ramosum  de  jolis  cristaux  qui  se  mul- 
tiplient à la  manière  des  cellules 
(Og.  253,  1 à 16).  Ces  singuliers  cris- 
taux sont  formés  par  le  nucléus  dos  cellules  de  l’albumen,  vers  le 
moment  où  ces  cellules  cessent  de  se  multiplier.  (Trécul.) 


Fig.  Soi.  — I cl  2 Cellules  de  l’aibu- 
jnen  de  VAnphoüclus  fisluloius,  jeu- 
nes encoi’c.  (Trécul,  dcê 

sciences  naturellcx,  1858.) 


897.  Les  principaux  types  de  cellules  ou  éléments  anatomiques 
végétaux  sont  les  suivants*  ; 

Premier  ttpe.  Cellules  proprement  dites.  Kléments  sphériques, 
ovoïdes,  cylindriques,  polyédriques,  aplatis  ou  étoilés,  à peu  près 
d’égales  dimensions  en  tout  sens,  quelle  que  soit  l’épaisseur  des  pa- 
rois, ou  ayant  une  longueur  égale  à trois  ou  quatre  fois  la  largeur, 

■ 1 à Di.  Vésicules  cristalligônes  ot  cristaux,  nés  dn  eus  vésicules  dans  rallmmcii 
du  Simnjanium  ramotum . D!  et  17.  Yéfsétalion  et  inuIli|ilication  de  cis  cristaux.  (Trécul, 
Hfg  acirners  na/nrc/Zc,  1SSH.) 

' Pour  l’étudo  comparativi-  entre  les  plianéropames  et  les  cryptogames,  tant 
des  diverses  sorUis  de  cellules  et  d'orgaiii-s  unicellulaires  que  des  phéno- 
mènes de  génération,  de  reprodm  tiou  et  de  dévelop|K:nient  dont  ils  sont  le  siège, 
voy.  les  divers  traités  de  Afrfnm'qiic  et  Ch.  Rohin,  Wix/.  naturelle  des  rtSyHaux 
parasites  de  l'hnmme.  Paris,  1853,  iu-8‘,  introduction,  et  Sachs,  Physiologie  té- 
gélalc.  Genève,  1808,  in-'*. 
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mais  avec  égale  adhérence  aux  éléments  voisins  dans  tous  les  sens. 
(Voy.  fig.  2i2  cl  24ô,  ci-dessus  pages  835  et  836.) 

C’est  à ce  type  que  se  rallaclient  les  individus  des  espèces  végé- 
tales qui  ne  sont  représentés  que  par  un  seul  élément  anatomique 
libre  et  isolé,  ayant  une  existence  indépen- 
dante (Diatomées,  Palmellées).  On  y range 
plusieurs  variétés,  telles  que  les  cellules 
épidermiques , cellules  ponctuées,  cellules 
rayées,  cellules  du  suherou  liége,Ae  l’endo- 
derme {Cambium  de  quelques  auteurs). 

ün  trouvera  des  cellules  étoilées  dans 
le  tissu  médullaire  des  Joncs,  dans  celui 
du  pétiole  des  Nymphéa,  des  Nénuphar 
A.jt'  (fîg.  2541.  Dans  le  tissu  du  chapeau  de 

'■  beaucoup  de  champignons,  tels  que  les 

Agarics,  les  Bolets,  etc.  Ou  en  voit  d’arrondis,  pourvues  ou  non  de 
saillies  ou  gemmes,  etc.  (Voy.  fig.  257  ci-dessous  p.  850.) 

Les  cellules  ponctuées  se  rencontrent  dans  la  moelle  de  beaucoup 
de  plantes,  dans  la  caroncule  dp  la  graine  du  Ilicin,  dans  les  rayons 
médullaires  des  conifères  où  existe  un  écartement  lenticulaire  au 
niveau  des  ponctuations  de  chaque  cellule  voisine,  dans  le  tissu  de 
certaines  galles  (fig.  255,  a,  b,  c).  Dans  les  cellules  formant  par  leur 
accumulation  les  grains  durs  des  poires,  l’épaisseur  des  parois  ré- 
duit la  cavité  à une  grande  étroitesse  et  les  ponctuations  sont  rem- 
placées par  de  vrais  canalicules,  qui  partent  de  la  cavité  centrale 
et  se  dirigent  vers  la  surface  de  la  cellule.  Il  en  résulte,  pour  celle- 
ci,  un  aspect  particulier  important  à connailre  pour  le  médecin,  les 
grains  formés  par  ces  cellules  se  rencontrant  souvent  dans  les  dé- 
jections que  celui-ci  est  appelé  à examiner  ; du  reste  des  cellules 
constituées  d’une  manière  analogue  se  retrouvent  dans  beaucoup 
d’espèces  de  bois  durs  (fig.  256). 

Dans  les  noyaux  des  fruits,  les  cellules  petites,  polyédriques,  sont 
remarquables  aussi  par  l’épaisseur  de  leur  paroi,  qui  est  souvent 
brunâtre  cl  par  la  petitesse  de  leur  cavité;  dans  bien  des  cas,  où  le 
médecin  est  appelé  à déterminer  la  nature  de  corps  étrangers, 
retirés  de  l’économie,  il  est  obligé  de  se  reporter  à la  connaissance 
de  ces  particularités  de  structure,  ces  corps  étant  parfois  des  noyaux 


* Parenchyme  éloilc  formant  les  cloisons  criblées  qui  se  montrent  en  travers  des 
canaux  pleins  d’air«  dans  la  lif^c  du  Juncut  rffuxus  ]>.  a.  Point  où  s'unissent  les  citré> 
mités  de  deux  rayons  adjacents.  (\.  Hichard.  Ducliartrc,  botanique,  1866.) 
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de  divers  fruils,  méconnaissables  quant  h la  forme  et  dont  la  struc- 
ture végétale  est  seule  conservée. 

La  préparation  de  ces  cellules’ se^faitjpar  coupes  minces  des  tissus 


Fig.  ÎS5  •. 


à étudier,  que  l’on  examine  dans  la  glycérine  ou  dans  d’autres  li> 
quides,  et  on  les  conserve  dans  la  pre- 
mière de  ces  substances,  ou  dans  la 
solution  de  chlorure  de  calcium. 

Deuxième  type.  Cellvles  filamenteuses. 

Éléments  cylindriques,  rarement  pris- 
matiques par  compression  récipro- 
que, dans  le.squelles  un  diamètre  étroit 
coïncide  avec  une  longueur  généralement  au  moins  huit  ou  dix 
fois  et  jusqu'à  cinquante  fois  plus  grande , des  parois  minces, 


• Oelliilcs  pnnchif'M  tJrs  rouehf»s  eiléricuivs  d’une  galle  de  Crurifère.  d'espèce  indê- 
(erminée.  a,  h.  Cellules  entières  monlranl  la  disposition  des  ponctu/ition»  dans  l'è* 
paisseur  des  parois.  c,</.  Cellules  à paroi  déchirée. 

••  Coupe  tmnsvei’sale  de  4|uelt|ues  cellules  k parois  épaisses,  prises  sur  une  Anslolo- 
che  exotique  {Arhtnlochin  njmbifvra  Mari.),  l es  lignes  concentriques  dessinées  dans 
répaisseur  des  parois  ilc  chacune  d’elles  en  iiidiquer.l  les  couches  superposées.  P*,  !'*■ 
tUnalicules  creusés  dans  les  paruis.  (Puchartre,  botanique,  1806.) 

Hobih.  ~ Microscope.  54 
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assez  souvtml  des  ramifications  et  une  adliêrence  plus  grande  par 


leurs  cxlréiiiités  contiguës  que  par  la  périphérie,  lorsque  touleiois 
elles  ne  sont  pas  libres. 
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(Àîtypc  est  représenté  par  les  filaments  de  mycéliiiin  de  tous  les 
cryptogames,  souvent  par  une  partie,  des  cellules  de  leur  stipe,  etc., 
ou  la  totalité  de  celui-ci  dans  les  végétaux  simplement  filamenteux 
(fig.  257,  bi).  C’est  à ce  type  plutôt  qu'aux  cellules  pileuses  et 
fibreuses  que  se  rattachent  les  filaments  qui  accompagnent  la  graine 
du  cotonnier,  de  certaines  Asclépiadées,  Salicinées,  etc. 

■ Iæs  plantes  dites  cellulaires  ne  renferment  que  des  éléments  aji-- 
partenant  à ces  deux  types. 

Troisièhë  tïpe.  Cellules  fibreuses.  Éléments  superposés  bout  à 
bout,  cylindriques,  à diamètre  généraleraeni  étroit  et  de  longueur 
considérable,  avec  des  parois  épaisses,  ou  assez  minces,  quand  elles 
sont  jeunes  et  d’une  longueur  seulement  cinq  à six  fois  plus  grande 
que  la  largeur,  mais  pourtant  relativement  plus  épaisses  et  plus 
longues  que  les  cellules  du  tissu  cellulaire  ambiant,  adhérant 
généralement  bien  plus  par  leurs  extrémités  que  par  leur  cir- 
conférence. (fig.  209  et  27ü,  p.  800.) 

Ce  type  est  représenté  par  les  cellules  qui,  superposées  bout  à 
bout,  forment  les  libres  ligneuses  du  bois  et  celles  du  liber.  Elles 
offrent  plusieurs  variétés  ; cellules  libériennes,  à parois  épaisses  et 
homogènes  ; cellules  ponctuées,  cellules  rayées,  cellules  à spiri- 
cule,  etc.  (Yoy.  fig.  258,  p.  853.) 

L’évolution  des  spiricules  des  cellules  du  corps  ligneux  des  Echi- 
nocuctus,  des  Mamillaria  et  des  Melocactus,  etc.,  s’annonce  dans 
l’épaisseur  même  de  la  membrane  par  une  ligne  claire,  en  hélice, 
à circonvolutions  très-éloignées  les  unes  des  autres.  Bientôt  cette 
hélice  fait,  dans  la  cavité  cellulaire,  une  saillie  qui  augmente  gra. 
duelleinent.  Elle  s’étend  ainsi  jusque  vers  le  centre  de  la  cellule 
sous  la  forme  de  belles  spiricules  que  l’on  a comparées  à un 
escalier  à vis.  Coupées  transversalement,  ces  spiricules  se  montrent 
composées  d’une  portion  périphérique  mince  et  d’une  substance 
laîntrale  pins  terne. 

D'après  .M.  Trécul  la  paroi  des  cellules  et  libres  végétales  dites 
de  cellulose  et  le  grain  d’amidon  sont  composés  d'un  inénio  prin- 
cipe immédiat  à divers  états  de  cohésion.  Il  se  fonde  surtout  sur  ce 
que  beaucoup  de  vésicules  amylacées  paraissent  contenir  deux  sor- 
tes de  substances  ; une  qui  bleuit  par  l’iode,  et  une  autre  qui  ne 
bleiiit  pas  par  l'iode  seul  (opinion  soutenue  aussipar  ^'ægeli,  et  qui 
a pour  point  de  départ  une  expérience  de  M.  Payen).  Cependant 
cette  substance,  qui  ne  bleuit  pas  par  l'iode  seul,  a beaucoup  moins 
de  cohésion  que  celle  de  la  plupart  des  membranes  cellulaires. 
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D’un  autre  côté,  il  existe  aussi  des  cellules  qui  bleuissent  fortement, 
et  d'autres  seulement  peu,  ou  qui  deviennent  violettes  par  la  seule 
action  de  l’iode.  Ces  membranes  cellulaires  semblent  également 
contenir  deux  matières:  l’une  bleuissant,  l'autre  ne  bleuissant  pas 
par  l'iode.  D’autre  part,  Schleiden  avait  reconnu  que  la  substance 
non  bleuissante  de  la  plu|>art  des  cellules  (la  cellulose)  prend  la 
couleur  bleue  sous  l’influence  de  l’iode  et  de  l'acide  sulfurique  ; il 
crut  qu’elle  était  par  là  transformée  en  amidon.  M.  Trécul  pense 
qu’il  n’y  a pas  transformation,  mais  seulement  diminution  de  la 
cohésion.  Voici  comment  il  le  prouve.  11  prend  des  fibres  de  chan- 
vre, ou  mieux  de  lin,  neuves  ; il  les  traite  par  l'eau  iodée  et  constate 
qu'elles  ne  bleuissent  pas.  Il  les  fait  bouillir  pendant  dix  à quinze 
minutes  (plus  ou  moins)  dans  la  potasse  caustique.  Il  lave,  traite 
par  l’iode  et  obtient  la  couleur  bleue  ; il  abandonne  ces  fibres  à 
elles-mêmes  jusqu’au  lendemain,  les  traite  de  nouveau  par  l’iode  et 
n’obtient  plus  la  coloration  bleue.  Il  n’y  avait  donc  pas  eu  transfor- 
mation, mais  diminution  de  la  cohésion.  Cela  est  si  vrai  que  ces  fi- 
bres, qui,  dans  l’espace  de  vingt-quatre  heures,  sont  revenues  à leur 
état  primitif,  traitées  encore  par  la  potasse,  reprennent  la  couleur 
bleue  par  l’addition  de  l’iode. 

Souvent,  sur  les  étoffes  de  chanvre  et  de  lin  soumises  aux  réac- 
tifs dans  les  expertises  médico-légales,  etc.,  on  rencontre  les  fibres 
aptes  à prendre  la  couleur  bleue,  par  suite  des  modifications 
qu’elles  ont  subies  dans  les  lessivages  auxquels  elles  ont  été  sou- 
mises. 

898.  Quatbiène  type.  Cellules  vasculaires.  Éléments  superposés 
ou  articulés  bout  à bout,  à parois  minces,  soit  absolument,  soit 
par  rapport  au  diamètre,  plus  souvent  cylindriques  que  polyédri- 
ques, étroites 'et  à extrémités  conoides  empiétant  l’une  sur  l’autre, 
ou  larges  et  à extrémités  aplaties,  exactement  superposées,  généra- 
lement, mais  non  absolument  beaucoup  plus  longues  que  larges. 

Les  éléments  de  ce  type  sont  représentés  par  les  cellules  qui, 
superposées  ou  articulés  bout  à bout,  forment  les  vaisseaux  des 
plantes  dites  vasculaires.  Ils  offrent  plusieurs  variétés  : cellules 
vasculaires  à filament  spiral  ou  dos  trachées,  cellules  vasculaires  ponc- 
tuées ou  des  vaisseau^'  ponctués  et  des  vaisseaux cribrif ormes,  rayés, 
scalariformes  et  réticulés;  cellules  vasculaires  laticifères  ou  des 
vaisseaux  laticifères  à parois  généralement  minces,  homogènes, 
translucides  s’affaissant  sur  elles-mêmes,  quand  elles  sont  isolées, 
souvent  plus  ou  moins  variqueuses. 
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Aux  cellules  trachéales  se  rattachent  celles  des  vaisseaux  réticu- 
lés ; à la  variété  des  cellules  vasculaires  ponctuées  se  rattachent 
relies  des  vaisseaux  rayés  et  scalariformes. 

On  trouve  ces  vaisseaux  dans  les  nervures  de  toutes  les  plantes 


Fig.  458  •. 

sur  des  coupes  longitudinales.  Les  coupes  transversales  servent  à 
montrer  leur  djamètre  relatif. 

Pour  étudier  les  vaisseaux  laticiféres,  il  faut  pratiquer  des  coupes 
longitudinales  minces  sur  les  tiges,  les  rameaux,  les  pétioles,  etc., 
des  plantes  lactescentes,  en  se  rappelant  que  ces  conduits  sont  re- 
marquables par  la  minceur  de  leur  paroi,  par  leurs  varicosités,  leurs 
subdivisions  avec  ou  sans  anastomoses,  et  qu’en  général,  ils  ren- 
ferment un  liquide  opaque  et  grenu  sous  le  microscope,  en  raison 
du  nombre  des  granules  oléo-résineux  et  féculents  qu'il  tient  en 
suspension. 

11  faut  aussi  tenir  compte  dans  les  recherches  spéciales  de  ce  que 
M.Trécula  démontré,  l'existence  de  laticiféres  sous-cuticulaires  qui 
s’ouvrent  directement  dans  la  cellule  basilaire  des  poils  de  ÏArauja 
sericifera  ; l’existence  d’un  système  de  laticiféres  tubuleux  conti- 
nus, ramifiés  comme  ceux  des  plantes  adultes  dans,  l'embryon  de 
diverses  Asclépiadie'es  et  dans  VEuphorbia  Lagascœ.  Les  laticiféres 
branchus  de  ces  Euphorbes  et  des  Asclepias  Comuti,  mexicarm,  etc. , 
résultent  de  l’extension  des  vaisseaux  du  latex  ramifiés  qui  existent 
déjà  dans  l’embryon  renfermé  dans  la  graine.  Dans  quelques  famil- 
les, les  vaisseaux  primitifs  sont  produits  par  la  fusion  de  cellules 
disposées  en  séries,  tandis  que  les  vaisseaux  latéraux  proviennent 
de  la  dilatation  de  la  membrane  tubuleuse  née  de  ce(te  fusion.  Il  se 


* Coupc  Umgiliidinalc  d'une  portion  de  tige  de  Calsamine  {BaUamina  horUmit.Deif.). 
On  T vaisseau  annelé  v ; 2*  un  vaisseau  spiro^nnelé  r ; !>*  tro><  tractiêes  ou 

vaisseaux  s[>iraux  r",  v' . r'*";  un  gro«  vaisseau  l'éticulé  v (Duchartre. 
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lurniu  une  anse  qui  s'allonjfe  en  tube,  et  celui-ci  se  ramifie  de  la 
même  manière. 

Dans  la  famille  des  Cynarées,  M.  Trécul  a démontré  la  |)résence 
de  vrais  laticifôres  dans  la  tige  de  certaines  plantes  {Cirsium,  Car- 
(luus,  Lappa,  etc.)  et  de  canaux  oléo-résineux  seulement  dans  la 
racine  des  mêmes  plantes  ; cela  semble  indiquer  une  similitudt> 
de  fonction  entre  ces  deux  sortes  d’organes,  qui  paraissent  ici  se 
suppléer,  bien  que  tous  les  anatomistes  les  séparent  avec  le  [dus 
grand  soin. 

M.  Trécul  a montré  aussi  des  |)oints  de  contact  et  des  rapports 
physiologiques  entre  les  laticiféres  et  les  éléments  fd)ro-vasculaires 
dans  certains  végétaux.  Certaines  Lobéliacées  sont  les  plantes  les 
plus  favorables  à cette  démonstration.  Dos  ramifications  horizon- 
tales des  laticiféres,  partant  du  réseau  cortical  de  ces  vaisseaux, 
traversent  le  bois,  soit  à la  faveur  des  rayons  médullaires,  soit  di- 
rectement entre  les  éléments  du  corps  ligneux  proprement  dit.  Ici, 
comme  dans  les  Euphorbes,  etc.,  les  cellules  des  rayons  médul- 
laires et  les  fibres  ligneuses  sont  souvent  très-fortement  inclinées, 
parfois  même  couchées  à la  surface  des  vaisseaux  du  latex.  Des 
\aisseaux  ponctués  et  des  spiraux  sont  aussi  quelquefois  recourbés 
en  crochet  pour  suivre  le  laticifère  qui  s’infléchit  ou  se  ramifie  é 
son  entrée  dans  la  moelle. 

Il  parait  donc  démontré  que,  dans  certains  végétaux,  dont  les  la- 
ticifères  sont  des  plus  parfaits,  il  y a une  sorte  de  circulation  dans 
ces  vaisseaux.  Ces  végétaux  appartiemient  surtout  aux  familles 
suivantes  ; Lobéliacées,  Euphorbiacées,  A|iocynées,  .Asclépiadées, 
.Moi  ■ées,  Artocarpées,  Papavéracées  (fig.  259),  Aroïdées,  Clusia- 
cées. 

Dans  les  parties  Agées  de  diverses  Convolvulacées,  le  latex  cesse 
d’être  finement  granuleux,  se  réunit  en  gouttes,  puis  en  colonnes 
denses,  qui  [leu  à peu  sont  résorbées;  de  sorte  que  les  laticiféres, 
pressés  par  les  cellules  environnantes,  disparaissent  qnel([uelois 
presque  entièrement.  Le  même  phénomène  est  offert  aussi  parles 
canaux  oléo-résineux  de  certaines  Ombelliféres,  dont  le  suc  est  sou- 
vent laiteux,  dans  VAntliriscux  viilgaris,  par  exemple.  Dans  cette 
plante,  en  elfet,  le  suc  [iropre  disparait  de  la  partie  inférieure  de 
la  lige,  taudis  qu’il  est  abondant  dans  les  parties  supérieures.  f>tte 
disparition  du  latex  de  la  partie  inférieure  de  la  tige  de  bon  nombre 
de  plantes  prouve  do  la  manière  la  plus  formelle,  contrairement  A 
l’opinion  qui  fut  admise  par  beaucoup  de  botanistes,  après  Sciiultz, 
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* Dans  le  Chelidonium  rnajun,  les  vaisseaux  du  Ulex  (Dk.  iSlMsont  le  plus  souvent  compu 
iéesde  sénés  de  cellules  supei'imsiVs.  et  les  cellules  constituantes  sont  de  inëine  ronne  et 
même  dimension  que  celles  des  (issus  (b)  dans  lesquels  ces  vaisseaux  se  développent 
(flg.  1).  Quoique  l'api^rence  cellulaire  soit  extérieurement  conservée,  on  peut  suuveui 
remarquer  que  les  cloisons  (misversales  qui  séparent  les  cellules  superposées,  ont  été 
résoi'liées.  de  façon  qu'il  existe  alors  des  tul»es  continus  intérieurement  {a,  a.  (Ig.  1). 
lîcam-oup  plus  l'aremenl  dans  ce  végétal  la  constitution  cellulaire  originelle  a dis^iaru,  et 
la  memlM'une  qui  revêt  les  Itihes.  «si  parfaileineiit  c<mtinue  (Og.  ^ . a,  b).  Ce  cas  s'observe 
«luelquefois  dans  la  tige  et  dans  le  r:  cliis  de  la  feuille.  — La  ügure  1 a été  prise  à 
ta  surface  dej»  ratsceaux  des  rentleni'  itls  qui  sont  a la  ba«e  ties  méritlialles  «le  la 
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que  le  suc  laiteux  n’est  point  la  sève  descendante  des  végétaux  qui 
possèdent  un  tel  suc.  (Trèciil.) 

ART.  III.  KTDDE  DES  TISSUS  ET  DES  ORGANES  DES 

PLANTES  EN  PARTICULIER. 

899.  Il  y a des  organes  des  plantes  qui,  lors  de  leur  naissance  et 
dans  les  premiers  temps  de  leur  développement,  ont  possédé  tous 
les  caractères  des  cellules  proprement  dites,  mais  qui,  peu  à peu, 
en  perdent  les  caractères,  en  acquièrent  qui  les  éloignent  de  ceux 
que  présentent  les  cellules  proprement  dites  ; ils  deviennent  de  v<!- 
ritables  organe»  spéciaux  difTérents  des  élément»  anatomiques  pro- 
prement dits  ; ils  constituent  des  organes  dérivant  d’un  seul  élé- 
ment anatomique  ou  de  plusieurs  éléments  soudés  ; c’est  ce  que 
démontrent  d’autre  part,  au  point  de  vue  physiologique , leurs 
usages  spéciaux  en  i apport  avec  leur  structure  particulière  ; plu- 
sieurs pourtant  conservent  une  analogie  plus  ou  moins  grande  avec 
les  cellules  dont  ils  dérivent. 

900.  Sporanges  (Ihéques,  périspores,  oospores,  etc.).  Ce  sont  de 
grandes  cellules  sphériques,  ovoïdes,  etc.,  qu’il  laut  chercher, soit 
au  sommet  des  filaments  'de  certaines  algues,  à la  surface  ou  dans 
les  coupes  de  l’épaisseur  4es  organes  de  la  fructification  de  beau- 
coup d'algues,  de  champignons,  de  lichens  et  des  autres  crypto- 
games (fig.  260). 

La  présence  des  spores  qili  forment  leui'  contenu  les  différencie 
de  toutes  les  autres  cellules  du  végétal  ; elles  ont  perdu  les  carac- 
tères de  cellules  ordinaires  avant  que  les  zoospores  et  les  spores 
ne  s’individualisent  à l'aide  et  aux  dépens  du  contenu  de  leur  ca- 


<Trécul.)  — La  ligure  o.  a,  b l'epr^sefite  (SoncAun  nsj>rr)  un  fragment  du  réseau dej» 
laticifères  A tubes  continus,  pris  à la  surface  d’un  faisceau  libérien  de  la  üge.  (Trécul.) 
La  ligure  4 représente  (a)  un  fragment  de  laticifére  non  plu$  en  réfte/iu,  mais  ramifié. 
tel  que  les  conliennenl  les  Euphorbes  {Euphorbia  gioboso),  les  Apocynées  et  les  Aaclépia- 
dées  \b,  c).  Les  gros  troncs  vasculaires  so  trouvent  dans  l'écorce  interne.  Us  émettent  des 
branches  qui  sc  divisent  succes-sivement,  et  qui  s'étendent,  d’une  part,  dans  l'écorce 
jusque  sous  l'épiderme  ; d'autre  part  dans  le  corps  ligneux  et  dans  la  moelle.  Les  rami> 
ttcaiions  passent  de  l'écorcp  dans  la  moelle  soit  à la  faveur  des  rayons  médullaires,  soit 
au  milieu  des  éléments  libro-vasculaires  avec  h^iiels  i<s  ont  alors  évidemment  des 
rapports  intimes.  l>ans  les  Euphorbes , ecs  vaisseaux  décrivent  même  souvent  des 
sinuosités  fort  rcmaniuablcs.  et  quelquefois,  partis  de  l’écorce,  ils  reviennent  à l'écorce, 
n’éUint  ainsi  en  relation  qu'avec  les  éléments  du  système  libio-vasculaire.  — Dans  cer- 
taines lobéliacées  {(Àfntropogon  turinamentùi},  qui  ont  des  laticifères  en  réteau,  on 
observe  de  larges  perforatiuiis  qui  établissent  une  cominunicalion  directe  entre  les 
vaisseaux  du  latex  et  les  cellules  ligneuses  et  les  vaisseaux  {loiictués,  etc.  — La  ligure  4 
donne  l’image  de  rainincalions  extrêmes  des  lalicif^es  de  l'Euphorbia  globosa,  et  la 
ligure  5 représente  Ja  forme  des  grains  amylacés  ronlonus  dans  le  latex  de  celte 
espèce.  (Dessin  orïginal  de  M.  Ti'écni.) 
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vite  (fig.  260),  par  segmentation  de  celui-ci.  Aussi  l’on  ne  saurait 
considérer  l’individualisation  des  spores  comme  un  cas  de  géné- 
ration endogène  ou  intra-cellulaire  proprement  dite. 

Ges  remarques  s’appliquent  de  la  même  manières  aux  anthéri- 
dies  et  aux  spermogonie»  ou  ovulelé mâles  des  Cryptogames  et  à ceux 
(les  Phanérogames  ou  cellules  mères  polliniques. 

Ces  données  s’appliquent  aussi  à l'ovule  femelle  ou  sac  em- 
bryonnaire des  phanérogames  (fig.  261),  surtout  en  ce  qui  concerne 


a 


Fig.  Ï60  ■.  Fig.  Î61 


la  disposition  de  la  paroi  et  la  nature  du  contenu  comparé  à celui 
des  autres  cellules  du  végétal  étudié,  surtout  en  ce  qui  concerne  la 
forme  et  le  volume  quelquefois  si  bizarre  de  cet  organe  (Cruci- 
fères, Antirrhiiiées,  Conifères,  etc.,  etc.),  il  faut  les  chercher  dans 
la  nucelle  des  plantes  avant  ou  au  moment  de  la  fécondation. 
(Voy.  p.  879.) 

Oh  remarque  dans  le  sac  embryonnaire,  à la  partie  inférieure, 
deux  ou  plusieurs  vésicules  que  Schacht  nomme  cellules  antipodes 
(Gegenfüssler).  K la  partie  supérieure  se  voient  deux  corpuscules 
(vésicules  embryonnaires)  composées  d’un  globule  de  protoplasma 
sans  membrane  extérieure  aussi  longtemps  que  la  fécondation  n’a 
pas  eu  lieu  , et  revêtu  (fig.  261)  supérieurement  par  l'appareil 

* a.  CellulK  du  parenchyme  de  VUlva  lat'iuca.  b.  Sporange  qu’elles  entourent,  üuiit 
te  contenu  commence  â se  segmenter  pour  former  des  spores. 

**  Coupe  longitudinale  d'un  ovule  de  VAUium  odorans.  au  moment  où  la  fécondation 
vient  de  s'y  opérer.  La  primine  a été  supprimée.  — te.  secondine;  ne,  restes  du  nu 
celle  ; $é,  sac  embryonnaire;  tp,  extrémité  du  tube  pollinique  qui  a opéré  la  fécondation; 
ve,  v^icule  embryonnaire  fécondée  et  déjà  subdivisée  en  deux  cellules,  1,  i ; ve\  vési- 
cule emhryoïmnire  non  fécondée  ; t'a,  vésicules  ou  cc//u/es  antipodes.  (Bofmeister.) 
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ftlamenUlire  (Fadenajiparate).  Cet  appaivi)  sp  compose  d’une  masse 
hrillantp  et  paraissant  formée  de  filaments  miicila<;iiieiix  juxtaposés. 
(Srliaclil.)  Pour  observer  ces  parties,  il  faut,  dans  l'ovaire  des  plantes 
ouvert,  faire  des  coupes  du  placrmia  et  d'un  ovule,  ou  détacher  ce- 
lui-ci dont  on  enlève  la  primine  et  la  secondine  avec  des  aifiuilles 
pour  mettre  à nu  la  nuc-elle.  Cette  dissection  se  fait  assez  bien  on 
plaçant  la  lame  porte-objet  sous  le  microscope  à dissection  à un 
^Tossissement  de  10  à ôO  fois,  et  en  tenant  les  objets  dans  l'eau, 
dans  la  glycérine  ou  dans  la  solution  de  chlorure  de  calcium 

Ces  remarques  s’appliquent  aussi  aux  divers  corps  reproduc- 
teurs des  cryptogames,  qui,  tout  en  étant  sphériques,  ovoïdes,  etc., 
très-petits,  avec  cavité  distincte  de  la  paroi,  diffèrent  notable- 
ment des  cellules  de  l'individu  qui  les  produit  et  dilféront  même 
entre  elles  d’une  espèce  à l’autre,  (|uanl  à la  structure,  plus  que 
les  cellules  d’un  type  quelconque  ; cela  est  très-évident  pour  celles 
qui  ont  deux  enveloppes  de  cellulose.  I,’ enveloppe  extérieure  est 
d’une  espèce  à l'autre  lisse,  réticulée,  chargée  de  jrointes,  etc., 
et  incolore  ou  colorée  en  jaune,  eu  brun,  etc.  Elles  n’exigent, 
en  général,  pour  être  vues,  aucune  préparation  spéciale,  en 
dehors  de' l'emploi  d’un  grossissement  proportionné  à leur  petit 
volume.  Il  suffit,  pour  les  diverses"  sortes  de  spores,  de  les  faire 
tomber  en  secouant  les  conceptacles  au-dessus  du  liquide  dans  le- 
i|uel  on  veut  les  examiner  ou  les  conserver,  telle  que  la  glycérine, 
l'huile,  le  baume  du  Canada,  ou  simplement  l'eau  camphrée,  etc. 

Beaucoup  de  champignons  {Erysiphe,  Ancophora)  donnent  nais- 
sance à une  première  sorte  de  corps  reproducteurs  autrefois  ap- 
pelés spores  et  S/ioridiex,  et  cela  lorsqu’ils  ne  sont  encore  qu’à 
l’état  de  mycélium.  C’est  ce  qu’on  nomme  avec  M.  Tulasne,  des  co- 
nidie:<.  Plus  tard,  quand  sur  ce  mycélium  et  à ses  dépens  est  formé 
le  stroma,  on  y voit  apparaître  un  hyménium  portant  des  clinodes 
ou  cellules  linéaires  allongées,  au  sommet  desquelles  naissent  des 
corps  reproducteurs  dilîérenU  des  premiers  : on  appelle  stylogpo- 
rex  ces  corps  (lig.  2t>2 , s)  reproducteurs  acrogénes  qui  naissent  nus 
(c’est-à-dire  sans  être  enveloppés  par  une  Ihéqne  ou  sporange)  au 
sommet  de  ces  clinodes  ou  basides  analogues  à ceux  des  agarici- 
nées.  Souvent  leur  développement  est  précédé  par  celui  des  sper- 

' le  sac  cinliryoïmaiiv  de  t.n  iiucellu  dans  l’a>uf  ïégétul  (“st  l'anatogue  du  spo- 
range des  Ci’yptoganies  el  lu  vésicule  preembryonnaire  qui  s’y  montre  après  la 
lècoudulion  et  d'où  renitiryon  dèrivi'  tconinnr  il  siuai  noté  plus  loin)  est  l'analo- 
gue des  s|H>i'i’s  propis'ineni  ilites. 
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maties  ou  organes  (fig.  n,  fl)  miles,  qui  sont  également  acro- 
génes  sur  des  cliiiodes,  mais  fdirormes,  courtes  et  ténues.  Enfin, 
plus  tard  naissent  les  (lièques  ou  sporanges,  et  dans  ceux-ci  d’au- 
tres corps  reproducteurs  d’un  troisième  ordre  et  plus  parfaits,  qui 
se  produisent  sans  rapport  de  continuité  avec  la  plante  mère.  C’est 
à eux  (ju’on  réserve  le  nom  de  .spores  proprement  dites.  Leur  étude 
exige  l’emploi  des  grossissements  de  400  à 600  diamètres.  Ces  trois 
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sortes  de  corps  reproducteurs  ont,  pour  nombre  de  plantes,  été 
décrites  autrefois  comme  autant  d'espèces  végétales  uiiicellulaires 
différentes.  11  est  des  espèces  dans  lesquelles  on  ne  counait  que  les 
conidics  et  les  styiospores,  dans  d’autres  seulement  les  stylospores 
(genre  Sitorocadm)  avec  ou  sans  spermaties  (genre  Cygtisimra),  et 
les  spores  endothèques  (Saphæria  labumi).  Tous  ces  organes  d’ori- 
gine unicellulaire  ou  à peu  près  , se  préparent  comme  ceux  dont  il 
a été  question  plus  haut  (page  356). 

Le  mode  de  préparation  excepté,  ces  données  s’appliquent  à plus 
forte  raison  enfin  aux  autres  cc//M/e.‘(  rei/roductrices  analogues  aux 
précédentes  qui  sont  ciliées  et  mobiles  et,  par  suite,  appelées 
Zoospores.  Ces  corps  reproducteurs  se  rencontrent  avec  toutes 
les  formes  pré“cédentes  ou  avec  un  certain  nombre  d’entre  elles 
dans  certaines  espèces,  comme, -par  exemple,  sur  les  Champignons 
des  genres  Peroiiosjiore  et  Cystopus,  ou  seuls,  comme  on  le  voit  par- 
liculiéremenl,  dans  les  .Mgues.  Ils  sont  tantét  entièrement  homo- 
gènes, principalement  formés  de  la  masse  de  substance  azotée 


* CfHiitiyiutn  Frangula’  Tul-  (Lichens)  : Coii|te  (ransversnle  de  la  paioi  d’nne  pyciude; 
r-,  tissu  prapre  de  I»  puroi  ; s.s,  stylospores  ; a,  leui'S  busides.  II.  Groupe  de  stylospores 
s.  nvi'c  deux  parapliyses.  (Tulasnc.) 

" ThOlidium  (ou  Hytlrrium)  yucreinum  (Champignons)  Portion  de  lu  coupe 

lrun<\ei'sule  d'une  S|>erinogonic  ; r,  substam::e  des  parois  de  la  spermogonie  ; na,  sper> 
maties  vetiunl  de  se  détacher  des  niaineuls  sur  ie«t|iielselles  se  sont  pixKluiles.  (Tulasne.) 
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représentant  l'utricule  primordial  des  autres  cellules  (Trichiacés)  ; 
tantôt  comme  sur  la  plupart  des  Algues  une  fois  individualisée  par 
segmentation  du  contenu  des  sporanges  (fig.  260,  p.  857),  la  masse 
de  chacune  d'elles  s’entoure  d’une  mince  paroi  de  cellulose  perfo- 
rée au  niveau  du  point  d’insertion  des  cils  moteurs. 

Ces  données  s’appliquent  de  la  même  manière  aux  spermatics  et 
aux  anthérozoïdes  ciliés  ou  spermatozoïdes  des  algues  (fig.  264,  ;), 
des  mousses,  des  fougères,  et  autres  Cryptogames,  y compris  beau- 
coup de  Champignons  (Peronospores,  Cystopus,  etc.).  Ici,  encore 
lorsque  le  contenu  ou  vitelliis  de  rovulc  mAle  (Anthêridie  et  Sper- 


mogonie) de  ces  plantes  est  individualisé  en  cellules  par  segmen- 
tation à la  surface  de  celles-ci  poussent  (fig.  264,  s)  les  cils  mo- 
teurs [androspore  ou  zoospore),  sans  que  jamais  on  puisse  distinguer 
sur  ces  éléments  une  paroi  cellulaire  bien  distincte  d’une  cavité. 

Enfin  le  grain  de  pollen  ne  diffère  des  corps  reproducteurs  pré- 
cédents que  parce  qu’à  la  masse  cellulaire  azotée  individualisée  par 
segmentation  du  contenu  de  l’ovule  mâle  des  Phanérogames  (f/trï- 
culemèrepollinique),  s’ajoute  unegaroi  de  cellulose,  lisse,  réticulée 
ou  hérissée,  etc.;  dans  laquelle  la  masse,  précédente  représente 
l’utricnle  azoté  des  cellules  végétales  en  général  '. 


* Portion  trime  Ulve  {CEdogonium  cilialum)  Mir  laquelle  on  voit  un  androspore  ou 
sooKpore  i,  sortant  de  la  cellule  où  il  s'est  produit;  »,  sporange  (#IU  luis, — Pringslieiin). 

**  A.  Poil  rameux  {p)  du  Fuvut  ve* **iculn$uit  portant  des  anthéridies  (a,  a').  B une 
anthêridie  plus  grossie  . ouverte  et  laissant  échapper  des  spenuatozoîdcs  ou  an- 
thérozoïdes. (Thurct.) 

* Yoy.  Ch.  Uobin  Mémoire,  êur  VeziêUnce  d'un  œuf  ou  ovule  chez  les  tnâles 
comme  chez  les  femelles  des  t'égétaux,  produisntU  iun  les  tffermatoxoïdes  ou 
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Il  suffit  de  faire  tomber  lesgrainsde  pollen  dansune  goutte  d’eau, 
pour  voir  souvent  l’opercule  de  la  membrane  externe  se  soulever  et 
laisser  sortir,  soit  la  favilla,  soit  le  boyau  pollinique,  ou  pour  voir 
cette  membrane  se  rompre  et  laisser  s’échapper  ces  parties.  11  faut 
étudier  toutes  ces  particularités  à un  grossissement  de  100  à 400 
diamètres. 

901 . Épiderme.  Il  est  formé  par  de  grandes  cellules  polygonales, 
à bords  ou  faces  latérales  ou  nu  contraire  élégamment  et  plus  on 
moins  profondément  ondulées  (Graminées,  etc.)  ; elles  sont  géné- 
ralement aplaties,  formant  une  seule,  et  rarement  plusieurs  rangées 
à la  surface  extérieure  dos  plantes  (fig.  268,  a,  b,  page  864).  On  ne 
commence  é les  observer  d’une  manière  bien  évidente  que  sur  les 
Hépatiques  et  les  Mousses. 

On  les  prépare  en  faisant  une  petite  incision  sur  les  feuilles,  les 
sépales,  les  jeunes  rameaux,  les  fruits  et  en  enlevant  par  déchirure 
un  lambeau  superficiel  mince  qu’on  étale  dans  l’eau,  la  glycérine 
ou  l’acide  acétique,  etc.  On  peut  aussi  l’enlever  on  faisant  des  coupes 


les  grains  de  pollen,  l'autre  les  cellules  primitives  de  Vembryon  [Comptes  ren- 
dus des  séances  de  l’Academie  des  sciettees,  Paris,  1848,  l.  XXVII,  in-4*,  p.  427; 
Journal  l'Institut,  n*  775,  1848,  vol.  XVI,  in-4;  Paris,  p.  543.  Publié  en 
entier  dans  la  Hevue  zoologique,  Paris,  1848,  vo).  XI,  in>8,  p.  287  et  3I9|.  Ce 
mémoire  renferme  la  première  démonstration  de  ce  fait,  que  le  sac  embryon- 
naire des  phanérogames  et  les  spores  des  cryptogames  sont  les  parties  qui  dans 
les  plantes  sont  les  analogues  de  Tovulc  femelle  des  animaux.  C’est  là  le  véri- 
table ovule  des  plantes.  Leur  contenu  est  l’analogue  dp  viiellus  et  présente  des 
phénomènes  de  segmentation  tout  à fait  analogues.  11  donne  pour  la  première 
fois  aussi  la  détermination  de  la  nature  réelle  des  sjierniatozoïdes  et  des  organes 
appelés  Cellule  mère  des  spermatozoïdes  et  les  grains  de  pollen,  basée  sur  l’é- 
tude de  leurs  modes  de  naissance  et  de  développement,  comparés  à ceux  des 
autres  éléments  anatomiques.  Dans  les  organes  génitaux  mâles  des  plantes  et 
des  animaux,  se  produit  un  ovule  mâle  (cellule  mère  des  spermatozoïdes  ou  des 
grains  de  pollen),  de  la  même  manière  (jue  Vovule  femelle,  et  analogue  à ce- 
lui-ci. Le  vitellus  de  Tovule  mâle  se  segmente  spontanément;  chaque  spliéi^»  de 
fractionnement  forme  une  cellule  embryonnaire  mâle  ; chaque  cellule  embryon- 
naire mâle  jiasse  à l’état  de  grain  de  pollen,  des  phanérogames, de  spermatozoïde 
des  algues,  etc.  Ainsi,  les  spermatozoïdes  des  plantes  et  des  animaux,  ne  sont 
pas  des  animaux,  mais  des  éléments  anatomiques,  comparables  ce  point  de 
vue,  aux  cellules  épithéliales  ciliées  [>ar  exemple  cl  dont  chacun  dérive  d’une 
cellule  embryonnaire  mâle.  Ces  corps  ont  la  propriété  de  délcrmiiicr  par  leur 
contact  avec  Tovule  des  plantes , suivi  de  leur  liquéfaction  et  mélange  avec  la 
substance  du  vitellus,  la  segmentation  dans  l’ovule  femelle,  qui  a lieu  ici  de  la 
même  manière  que  dans  l'ovnlc  mâle,  l/is  cellules  embryonnaires  femelles  qui 
résultent  de  celle  division  ou  individualisation,  se  réunissent  pour  tonner  l em- 
bryon.  L’expression  ovule  mâle  aujourd’hui  communémenl  adoptée  par  les  bio- 
logistes, date  de  ce  travail. 
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milices  piii  allèles  à la  surface  de  ces  parlios.  L’épaisseur  des  cellules 
se  voit  sur  les  coupes  faites  perpendiculairement  à leur  surface. 

Toutes  ces  préparations  doivent  être  étudiées  à un  grossissement 
de  1 0(>  à 400  diamètres  ainsi  que  les  suivantes  et  celles  qui  sont 
destinées  auv  collections  doivent  être  conservées  dans  la  solution 
de  chlorure  de  calcium. 

Schleiden  donne  le  nom  A'épitlielinm  aux  cellules  d’épiderme  à 
parois  minces,  qui  ne  sont  jamais  ou  que  rarement  lignifiées  ou 
incrustées  de  subérine.  Il  recouvre  tous  les  jeunes  organes,  la  sur- 
face de  beaucoup  de  pétales  (lig.  2CG)  et  toutes  les  surfaces  sécré- 
tant beaucoup.  Ce  sont  ces  cellules  qui 
sont  arrondies  ou  prolongées  vers  l’exté- 
rieur en  forme  de  papille  plus  ou  moins 
longues  (sur  le  stigmate,  par  exeinplej,  ou 
même  de  poils  plus  ou  moins  longs, comme 
on  le  voit  à la  surface  de  plusieurs  plan- 
tes (Orchidées,  llippuris,  Graminées,  et(^). 
Les  cellules  sont  pleines  d’un  contenu  li- 

F.s  26!i.--coiinies.n„iq'..o,.i«  amidon.  Leur  paroi  se  colore 

In  i niii-hc  i |.i<i.Tmiqiif  ii'mi  en  bleu  par  l’iode  et  l’acide  sulfurique. 

iii'lnlc  A siirlaio  ïtloiilce  i > • -ii  • . i -j  e • j 

L epiblema  est  de  1 epiderme  forme  de 
cellules  à parois  assez  épaisses,  ordinairement  aplatie,  rarement 
papilleuses,  mais  souvent  prolongées  de  manière  à former  la 
racine  des  poils.  Elles  ne  se  colorent  pas  toujours  en  bleu  pur  par 
l’iode  et  l'acide  sulfurique;  elles  semblént,  par  conséquent  être 
incnistées  de  xylogéne  et  de  subérine.  Elles  recouvrent  principa- 
lement toutes  les  parties  pourvues  de  poils  radiculaires.  Sur  les 
vieilles  racines  des  plantes  élevées,  il  est  remplacé  par  la  formation 
de  couches  subéreuses.  L'êpibléma  est  toujours  tapissé  d'une  vraie 
cuticule. 

L’épiV/erme  proprement  dit  est  formé  de  cellules  aplaties  tabulaires, 
de  formé  très-variable,  suivant  les  espèces  de  plantes  et  régulière 
ou  non.  La  paroi  de  ces  cellules,  (pii  est  au  contaetde  l’air,  s’épaissit 
beaucoup  plus  que  l’autre,  et  les  couches  d’épaississement  les  plus 
extérieures  appelées  couches  culiculaires  sont  souvent  incrustées 
de  subérine.  Les  cellules  èpidermi(jues  sont  quelquefois  ponctuées 
ou  à fil  spiral  comme  celles  des  poils  des  racines  aériennes  des  Or- 
chidées tropicales.  Ces  cellules  se  trouvent  à la  surface  des  jeunes 
troncs  et  des  jeunes  rameaux,  des  feuilles;  elles  tombent  de  la 
tige  des  plantes  vivaces,  et  se  trouvent  remplacées  par  celles  du 
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suh(T.  Les  Marcliaiilia  el  la  capsule  des  Mousses  eu  soûl  tapissées. 

C’est  là  où  existe  cet  épiderme,  que  s’observent  les  stomates 
(fig.  2(57).  Mais  les  cellules  qui  liiiiiteiit  ceux-ci  u'apparliennenl  pas 
à l’épiderine,  elles  sont  de  l’ordre  des  cellules  à chlorophylle  appar- 
leiiant  au  système  herbacé.  Ou  les  prépare  avec  l’épiderme  et  eu 
coupant  transversalement  des  feuilles  ou  des  jeunes  rameaux. 


Ce  sont  des  cellules  de  l’épiderme  qui,  dans  ï Eyuisetiim  hiemnie, 
contieuneul  de  la  silice  dans  leur  paroi  ; ces  cellules  sont  ponctuées. 
Les  cellules  des  Isoëtes  hystrix  el  /.  Durieui,  ainsi  que  des  Calamus, 
renferment  aussi  de  la  silice. 

Les  poils,  les  soies,  les  aiguillons  des  rosiers,  les  écailles  ou  lé- 
pides,  etc.,  sont  des  oryanes  formés  par  un  ou  plusieurs  éléinenl-s 
anatomiques  qui  se  rattachentaux  cellules  de  l’épiderme  eu  général. 
Toutes  sont  des  cellules  eu  connexion  avec  celles  de  l'épidernie, 
el  qui  u’en  différent  que  par  la  forme  qui  est  Irés-variée,  ainsi  que 
par  leur  dimension  el  par  leur  arrangement.  Plusieurs  sont  un 
prolongement  direct  d’une  cellule  épidermique.  Aussi  les  pré- 
parations se  font-elles  en  même  temps  que  celles  de  l’épiderme  cl 
de  la  même  manière. 

Les  poils  simples  se  voient  sur  l’épiderme  du  Borrayo  of/iciiuilis, 


* et  stomaleA  de  la  aurfare  externe  <ies  roliole.s  oalieifonnc  de»  TraHncan- 

Un  rirginira  ctl.  noyaux  vêsiculeux  entourés  de  ^'lanule*.  u.O.  Sloroales  Imutôâ  |iar 
deux  eeilulet»  cuMlciianl  des  jfiMiiules  de  chlorophylle,  qui  niam|ueiit  dans  les  cetlulo^ 
épidermiques. 
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(le  boaucoiip  d’orchidées  (fig.  268),  des  pèches  et  d’autres  fruits. 

Les  poils  ramifiés,  seront  cherchés  sur  l’épiderme  de  VArabiscau- 
casica,  Malthiolaannua,  etc.,  sur  les  feuilles  de  platanes,  etc. 


Fit!.  Î68  •. 


Les  poils  bnUants  sur  les  Urtica  lirens,  dioica,  Loasa  iireiu,  etc.  ' 
Les  poils  qlandulifères  sur  les  rameaux  et  les  feuilles  de  beaucoup 


• (Je  1.1  slipcrncie  du  pururitibulbf  ou  hibcicuht  VOphryn  niyoden,  L.  a,  b. 
C»mche  (•piderniiqiie  hninAlrc.  c,d.  l’niU  RlmpJes.  e.f.  Cellules  contenant  des  raphide.s, 
d'nulres  dans  le  vnisina^^e  renfenncnl  des  ^'rains  de  rénite.  g.  Cellules  à contenu  fine* 
ment  granuleux,  grisâtre. 

* La  structure  des  poils  urtic^nls,  des  sores  ol  dos  spores  des  fougères,  1 cUl 
vésiculeux  du  fertjui  a brûlé  lors  du  choc  du  silex  contre  le  fer,  etc.,  sc  trouvent 
déjà  oxactemont  décrits  dans  le  Diacourx  $ur  t utilUé  du  mici'osc'Vfni  dans  les 
(Irrouveriex  d'analomie,  de  phijsiguc  et  de  rhimi*\  par  Verdiic  le  fils  (prolwble- 
uieiil  Jean-Baptiste),  publié  :i  la  Mitle  du  IHncfmrn  anotomique  sur  la  structure 
des  l'wtrrc»,  de  Malpigbi,  traduction  de  Souvalle,  tt»87,  iii-l*2,  p.  83  et  suiv. 
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(le  Labiées,  des  Jusquiaiiics,  sur  les  poils  de  l’intérieur  de  la  corolle 
de  r.'lntirrAinum  majus,  de  la  corolle  du  Nkotiana  labacum,  etc.  des 
Jiisquiaincs,etc. 

Les  Lépides  se  trouvent  sur  la  face  inférieure  des  feuilles  de 
VHippophae  rhamnoides,  de  VEheagnus  angiutifolia,  etc. 

902.  L’écorce  s’étudie  seule  sur  les  branches  où  elle  est  épaisse 
et  en  même  temps  que  le  bois  et  la  tige  sur  les  jeunes  rameaux  ou  les 
plantes  herbacées.  Il  faut  en  faire  des  coupes  transversales  et  longi- 
tudinales alternativement  que  l’on  conserve  soit  dans  la  glycérine 
pure  ou  additionnée  d’un  peu  d’acide  acétique, soit  dans  le  chlorure 
de  calcium.  Dans  l’écorce  on  étudiera  successivement  1“  l’épiderme 
avec  ou  sans  stomates  et  poils  ; 

2"  Le périderme  sur  les  feuillets  qui'  se  détachent  du  tronc  du 
Belula  alba,  sous  l'épiderme  du  Populus  treviula,  etc.  ; 

7)“  La  couche  subéreuse  sur  les  coupes  transversales  et  longitu- 
dinales du  liège  du  commerce,  de  l’clcorce  des  Érables  de  même  que 
de  celui  des  vieilles  branches  du  Liquidambar  styracifîua , etc.  ; 

4“  Les  couches  du  liber.  Le  liber  peut  se  présenter  sous  forme 
d’anneau  fermé,  comme  dans  la  tige  des  Dianthus,  ou  sous  forme  de 
groupes  fasciculés  de  libres,  comme  on  l’observe  dans  les  coupes  de 
tige  de  beaucoup  de  Labiées,  de  Scrofulariées,  de  Vinca  minor, 
Tilia,  etc.  Sur  les  epupes longitudinales  dilacérées  ou  non,  avec  des 
aiguilles,  on  étudiera  sur  les  Tilleuls,  les  Mauves,  le  Chanvre,  le 
Lin,  les  Orties,  etc.,  les  fibres  libériennes  ; 

.y  La  couche  génératrice  ou  cambium  * se  voit  bien  sur  les  coupes 
transversales  et  longitudinales  faites  avec  des  rasoirs  bien  tranchants 
sur  des  tiges  et  des  rameaux  des  Conifères,  de  tilleul,  de  Nerium 
oleander,  Cocculus  laurifolius,  Paulownia  imperialis,  etc.  On  obser- 
vera la  coloration  bleue  que  prennent  les  cellules  très-délicates  du 
cambium  sous  l’inflence  du  chlorure  de  zinc  iodé  ou  de  la  teinture 
d’iode  même  directement  appliquée. 

Quant  au  bois  des  tiges  et  des  rameaux,  il  faut  étudier  successive- 
ment : 

1°  Les  rayons  médullaires  sur  des  coupes  transversales  et  longi- 
tudinales des  Conifères,  du  Chêne,  du  Noyer,  du  Corylus  avelana, 
et  autres  (fig.  209  et  270). 

2”  Les  couches  ligneuses  sur  des  coupes  longitudinales  et  trans- 


' Le  mol  t nmhium  a été  employé  par  quelques  auteurs  avec  le  sens  donné  au  mot 
l>  oloplamm.  (Voy.  page  8ô9.) 

Roua.  — Microwope.  ' SS 
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faire  des  coupes  transversales  et  longitudinales  de  liuscus  aadea- 
tus,  Papyrus  antiquorum,  de  fragments  de  bois  do  palmier,  de  tige 
et  de  pétioles  des  orchidées,  des  liliacées,  et  particulièrement  des 
diverses  espèces  de  graminées,  soit  encore  très-jeunes,  soit  à l’épo- 
(pie  de  leur  complet  développement.  11  importe  d'examiner  sur  les 
palmiers,  les  orchidées,  etc.,  les  épaississements  des  cellules 
fibreuses. 

* Coupa  lon^titudinalc  du  liber  du  Cinrhona  calUaya  parallèle  la  direclion  dp« 
rayons  médullaires  rm’.  fl  fibres  corticales,  cc.  Tissu  cellulaire,  (d'après  Weddcll). 

**  Coupe  longitudinale  du  Cinchona  pubeteem  (d'après  WeddcK).  Même  signifleation 
des  lettres  que  sur  la  figure  précédente. 


versalcs  de  Tilia,  Acer,  de  vigne,  etc.,  et  sur  les  plantes  herbacées, 
pour  voir  comment  souvent  elles  sont  remplacées  par  des  groupes 
fibro-vasculaires  séparés  par  d'épais  rayons  médullaires  ; 

3”  La  moelle  sur  les  coupes  de  la  moelle  de  sureau,  des  rameaux 
du  noyer,  des  l’hiladelphus,  des  Lilas  et  des  plantes  herbacées. 

Pour  étudier  la  structure  des  tiges  des  plantes  monocotylédoiios, 
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l'our  étudier  les  liges  et  les  pétioles  des  Fougères,  on  fera  des 
coupes  longitudinales  et  transversales  de  Pteris  aquilina,  etc.,  et 
on  les  examinera  à un  grossissement  de  150  et  400  diamètres,  dans 
la  glycérine.  Il  en  sera  de  même  pour  les  coupes  longitudinales  et 
transversales  des  Eguisétacées,  de  VEquisetum  arvense,  par  exem- 
ple, pour  la  conservation  desquelles  le  chlorure  de  calcium  con- 
vient mieux  que  la  glycérine. 

La  structure  de  la  souche  et  dos  diverses  sortes  de  racines  des 
piaules  précédentes  s’étudie  sur  des  coupes  faites  comme  pour  les 
tiges.  11  en  est  de  même  pour  les  bulbes  et  les  pseudo-bulbes  des 
orchidées  terrestres  et  aériennes. 

903.  Pour  étudier  V organogénie  de  la  tige,  on  peut,  comme  le 
dit  Schacht,  suivre  deux  voies  ; dans  la  première,  on  étudie  la 
plante  en  germination  ; dans  la  seconde,  on  étudie  le  bouton  et  la 
jeune  tige  ; pour  obtenir  un  résultat  sûr,  il  est  bon  d’alterner  ces 
deux  manières.  Dans  ces  deux  cas,  il  faut  faire  des  coupes  longitu- 
dinales, minces,  passant  exactement  par  le  milieu  du  cène  de  la 
tige  ; quand  cette  coupe  est  convenablement  faite,  on  voit,  aussi 
bien  sur  la  plante  en  gemrdnation  que  sur  le  bouton,  l’extré- 
mité de  la  tige  former  une  petite  éminence  plus  ou  moins  conique, 
recouverte  d’un  épithélium,  et  complètement  fermée  ; au-dessous 
d’elle  se  trouve  un  (issu  {Vrjxirenchgm)  consistant  en  petites  cel- 
lules, remplies  de  matière  granuleuse,  dont  le  contenu  se  colore 
en  jaune  par  l'iode.  Ce  tissu  se  perà  un  peu  plus  bas  dans  les 
différentes  parties  de  la  lige,  et  se  trouve  là  en  relation  directe 
avec  ranueau  de  cambium.  Les  premiers  faisceaux  vasculaires 
naissent  dans  ce  dernier  et  se  développent  plus  tard  à ses  dé- 
pens. Dans  une  coupe  longitudinale  bien  réussie  à travers  la 
pointe  d’une  jeune  branche,  on  peut  étudier,  avec  précision,  l’avan- 
cement en  âge  des  cellules,  de  haut  en  has  (plus  elles  sont  placées 
bas,  et  plus  elles  sont  développées,  aussi  bien  au  point  de  vue  de 
leur  longueur  et  de  leur  largeur  que  de  l’épaisseur  de  leurs  parois). 
.Si  l’on  traite  une  coupe  de  ce  genre  avec  de  l’iode  et  de  l’acide 
sulfurique,  on  voit  les  parties  inférieures  se  colorer  immédiatement 
en  bleu,  tandis  que  les  parties  supérieures  n’arrivent  à cette  cou- 
leur qu'après  avoir  passé  successivement  par  le  jaune,  le  rouge,  le 
violet;  cl  la  pointe  conique  de  la  tige  n’est  colorée  en  bleu  qu’au 
bout  de  quelques  heures  par  la  dissolution  de  chlorure  de  xinc 
iodée.  (Voy.  p.  828-829.) 

Au-dessous  du  cène  de  végétation  de  la  tige  (punctum  vegetatio- 
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nu),  on. voit,  de  chaque  côté,  d'autre.s  petites  éminences  cellulaires, 
qui  sont  recouvertes  par  le  même  épithélium  et  sont  constituées 
par  le  même  tissu  que  le  cône  de  vé^'étation;  ces  éminences  ne  sont 
autre  chose  que  les  rudiments  des  feuilles,  et  plus  on  descend  bas 
dans  la  tige,  plus  on  les  trouve  développées. 

Outre  les  coupes  longitudinales,  il  est  encore  nécessaire  de  faire, 
à diverses  hauteurs,  dans  les  bourgeons,  des  coupes  transversales. 
La  coupe  longitudinale  montre  la  connexion  des  faisceaux  vasculaires 
du  bourgeon  avec  ceux  de  la  tige  ou  de  la  racine  dont  ils  provien 
nent;  à l’aide  d'une  coupe  transversale,  on  apprend,  au  contraire, 
les  rapports  de  situation  des  feuilles  dans  le  bourgeon. 

Si  l'on  veut  suivre  la  formation  du  jeune  bois,  il  faut  faire,  au 
printemps  et  à l'été,  des  coupes  transversales  et  des  coupes  longi- 
tudinales suivant  deux  directions.  Ces  coupes  doivent  être  très- 
minces,  et  surtout  l'on  doit  couper  très-nettement  le  cambium.  Il 
est  quelquefois  avantageux  de  placer  quelques  minutes  les  coupes 
fraîches  dans  une  dissolution  étendue  de  potasse,  ce  qui  rend  plus 
claires  les  cellules  du  cambium  ; on  pourrait  encore  se  servir  de 
glycérine.  On  pourra  ainsi,  dans  les  Jeunes  cellules  ligneuses  de 
Pinue  et  de  Picea^  observer  une  spirale  ti’ès  nette  et  assister,  en 
quelque  sorte,  à la  formation  des  canaux  poreux.  {Voy.  SchachI, 
p.  150  à loi.) 

Ces  coupes  montrent  que  dans  l’accroissement  des  couches  du 
bois,  les  cellules  des  rayons  tnédullaires,  les  jeunes  cellules  ligneu- 
ses et  les  très-jeunes  cellules  vasculaires  elles-mêmes,  peuvent  con- 
courir à la  génération  des  nouveaux  éléments  utriculaires.  Ces  cel- 
lules se  dilatent,  puis  se  divisent  en  plusieurs  utricules.  Celles-ci 
grandissent  à leur  tour,  et  se  divisent  de  la  même  manière  en  cel- 
lules d’ordre  tertiaire,  qui  continuent  la  multiplication  utriculaire. 
Il  naît  ainsi  une  masse  de  tissu  cellulaire  plus  ou  moins  considé- 
rable, dans  laquelle  les  libres  internes  se  développent  en  cellules 
ligneuses  et  en  vaisseaux,  tandis  que  les  cellules  externes  arrivent 
ù l'état  de  parenchyme  cortical  et  en  liber.  (Trécul.) 

Des  coupes  de  l’ordre  de  celles  dont  il  vient  d’être  question  mon. 
trent  que  les  bourgeotis  adventifs  se  développent  sur  les  feuilles, 
sur  les  tiges  et  sur  les  racines.  Le  bourgeon  est  précédé  par  une 
production  utriculaire,  née  ordinairement  de  la  couche  génératrice; 
des  vaisseaux  se  manifestent,  dans  l'intérieur  de  cette  production 
utriculaire,  longtemps  avant  que  rien  annonce  l'apparition  des 
feuilles;  ces  vaisseaux,  qui  sont  réticulés  ou  ponctués,  par  con- 
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soquenl  de  ceux  que  l’on  a considérés  corame  radiculaires,  ne  for- 
ment primitivement  qu’un  seul  faisceau.  Ce  faisceau  s’évase  ensuite 
par  en  haut  pour  constituer  un  étui  médullaire  et  se  prolonger 
dans  les  feuilles  qui  n’exislcnt  pas  encore,  mais  qui  vont  naître  sous 
la  forme  de  petits  mamelons  cellulaires  autour  de  cette  partie  ti- 
gellaire.  Alors  seulement  on  voit  paraître  les  vraies  trachées  ; elles 
continuent  les  vaisseaux  réticulés  qui  surmontent  eux-mêmes  les 
vaisseaux  ponctués;  et,  par  l’addition  successive  des  cellules  tra- 
chéennes, les  vaisseaux  se  prolongent  dans  l’intérieur  des  jeunes 
feuilles.  Ainsi,  c’est  ce  qui  était  considéré  par  Gaudichaud  comme  la 
partie  radiculaire  du  bourgeon  qui  nuit  d’abord,  la  partie  tigillaire 
ne  vient/  qu’ensuite  ; par  conséquent,  les  vaisseaux  réticulés,  rayés 
et  ponctués,  ne  descendent  pas  des  feuilles,  puisqu’ils  sont  nés 
avant  elles.  (Trécul.) 

Enfin,  des  coupes  faites  de  la  même  manière  (p.  830)  font  voir  que 
chaque  racine  adventive  commence  par  une  petite  masse  de  cellules 
à la  partie  la  plus  interne  de  l’écorce,  au  contact  du  système  fibro- 
vasculaire. Pendant  que  les  premiers  vaisseaux  de  la  jeune  racine 
se  développent  à la  surface  de  ce  système  fibro-vasculaire,  le  côté 
externe  de  la  petite  masse  utriculaire  s’élargit  pour  produire  l’é- 
corce de  la  racine,  et  plus  à l’extérieur  encore  une  sorte  de  petite 
calotte,  qui  enveloppant  l’extrémité  de  la  racine  durant  son  élon- 
gation, protège  son  jeune  tissu  contre  les  agents  destructeurs. 
C’est  cette  calotte  que  Trécul  a nommée  piléorhiie.  Adhérente  à l’ex- 
trémité de  la  racine,  elle  végète  à la  manière  de  l’écorce  des 
arbres  dycotylédonés,  c’est-à-dire  qu’à  sa  face  interne  de  nou- 
veaux tissus  sont  sans  cesse  produits,  rejetant  à l’extérieur  les  pre- 
miers formés  qui  se  désagrègent,  s’exfolient  et  meurent.  Ce  sont 
ces  tissus  désagrégés  qui  ont  fait  croire  à l’existence  d’une  sorte  de 
petite  éponge  (la  spongiolc)  à l'extrémité  des  racines.  La  spongiolc 
est  donc  un  organe  imaginaire.  (Trécul.) 

Nous  verrons  ci-aprés,  au  chapitre  III  comment  naissent  et  se  re- 
produisent les  cellules  que  les  préparations  dont  il  vient  d’étre 
question  mettent  en  évidence. 

Élude  la  structure  des  feuilles  et  de  leur  développement. 

9ü4.  Pour  étudier  une  feuille,  il  faut  y faire  des  coupes  longitu 
dinales  et  des  coupes  transversales,  entre  deux  morceaux  de  moelle 
de  .sureau  (p.  830)  et  choisir  pour  cela  des  feuilles  qui  ne  soient  pas 
rop  charnues.  Ce  procédé  peut  aussi  servir  pour  étudier  l’épiderm^ 
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des  feuilles  juteuses  et  épaisses;  il  suffît  de  l'arracher  et  de  le  pla- 
cer dans  l'étau,  au  milieu  de  la  moelle  de  sureau.  Quant  aux  feuil- 
les épaisses  et  coriaces,  ou  peut  y faire  de  bonnes  coupes  à main 
levée.  (Voy.  p.  Zai.) 

Il  faut  d’abord  observer  l'épiderme,  savoir  s’il  a la  mémo 
structure  sur  les  deux  faces  de  la  feuille,  rechercher  les  stomates. 
On  reconnaît  la  structure  de  ces  derniers,  lorsqu’ils  sont  placés  ré- 
gulièrement, en  faisant  une  coupe  transversale,  ou  en  observant 
l’épiderme  arraché.  Dans  le  cas  où  l’épidernie  n’est  pas  lié  avec  les 
nervures,  comme  sur  la  face  inférieure  des  feuilles  de  fougères,  et 
les  plantes  grasses,  il  se  laisse  facilement  arracher  au  moyen  de 
petites  pinces  ; mais,  dans  le  cas  contraire,  il  faut  employer  le 
scalpel.  Pour  les’stomates,  il  y a,  en  outre,  à observer  leur  position 
et  leur  arrangement,  et  chercher  s’ils  existent  sur  toute  la  surface, 
ou  seulement  sur  certaines  parties  de  l’épiderme,  s’ils  ont  tous  la 
même  direction  ou  s’ils  se  présentent  sans  régularité,  s’ils  sont  au 
niveau  de  l’épiderme  ou  beaucoup  au-dessous.  (Schacht.) 

Celte  élude  faite,  on  observera  sur  des  coupes  pratiquées  comme 
il  vient  d’être  indiqué:  I”  l’épiderme  pourvu  de  stomates  plus  nom- 
breux à la  face  inférieure  qu'à  la  supérieure  ; il  manque  dans  les 
feuilles  des  plantes  qui  vivent  submergées;  2"  le  squelette  ou  trame 
formée  de  nervures  se  continuant  avec  le  pétiole  dont  elles  sont  des 
subdivisions  ; elles  sont  parallèles,  non  ramifiées  dans  la  plupart 
des  inonocotylédones,  ramifiées  et  anastomosées  dans  les  dicotylé- 
dones, ramifiées  avec  des  formes  spéciales  dans  les  crytogames  vas. 
cataires  : dans  les  plantes  cotylédonées,  on  voit  des  trachées  du  côté 
de  la  face  supérieure  de  la  feuille,  des  closlres  au-dessous,  puis 
des  laticifères  et  des  closlres  vers  la  face  inférieure  ; les  trachées 
manquent  dans  quelques  orchidées  parasites  et  sont  remplacées 
par  des  vaisseaux  scalariformes  dans  les  fougères;. Vie  parenchyme 
formé  de  tissu  iitriculaire  à méats  ou  lacunes  (fig.  271 , /),  aboutissant 
aux  stomates,  et  qui  remplit  les  intervalles  des  nervures;  il  existe 
seul  dans  les  plantes  cellulaires.  Les  grains  de  la  chlorophylle  qui 
remplit  ces  cellules  dans  les  feuilles  vertes  sont  remplacés  par  des 
liquides  homogènes  dans  les  feuilles  diversement  colorées. 

Pour  étudier  l’organogénie  des  feuilles,  il  faut,  avant  tout,  faire 
une  coupe  longitudinale  par  le  milieu  d'un  bourgeon  terminal  ; tou- 
tes les  plantes  qui  ne  sont  pas  pourvues  de  poils  peuvent  servir  à 
montrer  les  petites  éminences  que  forme  la  première  ébauche  des 
feuilles  au-dessous  du  cône  de  végétation.  (Schacht,  p.  159-162.) 
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Iles  coupes  monlrent  une  petite  tige  centrale  formée  d’un  tissu 
cellulaire  délicat  sur  les  cdtés  duquel  naissent  les  feuilles  ; celles-ci 
se  présentent  d'abord  sous  la  forme  de  mamelons  plus  petits,  alter- 
nes, opposés  ou  verticillés.  Quand  les  feuilles  opposées  ou  verticil- 
lées  doivent  être  unies  par  la  base,  un  bourrelet  circulaire  les  pré- 
cède sur  l'axe  ; quand  elles  ne  doivent  pas  être  confluentes,  les  ma- 
melons sont  isolés;  enfin,  quand  les  feuilles  alternes  sont  engainan- 


tes, ou  bien  la  gaine  commence  par  un  bourrelet  autour  de  la  tige,  ou 
bien  le  mamelon  qui  se  montre  d'abord  s'élargit,  et  finit  par  em- 
brasser cette  tige.  (Trécul.)  On  peut  les  observer  aussi  à l'aide  de 
la  lumière  réfléchie  concentrée  sur  ces  mamelons  placés  sous  le 
doublet  ou  le  microscope  à dissection. 

I.es  feuilles  développent  d’après  quatre  types  principaux  : la  for- 
malion  basifuge,  la  formation  basipèle,  la  formation  mixte  et  la  for- 
mation parallèle. 

Dans  la  formation  basifuge,  toutes  les  parties  naissent  de  bas 
en  haut  ; et  les  stipules  se  montrent  avant  les  folioles  si  la  feuilles  est 
composée,  ou  avant  les  nervures  secondaires  si  la  feuille  est  simple. 

Dans  la  formation  basipète,  le  rachis  parait  d’abord,  et  sur  ses 
côtés  les  lobes  ou  les  folioles  naissent  de  haut  en  bas.  Quand  la 
feuille  est  munie  de  stipules,  elles  sont  toujours  nées  avant  les  fo- 
lioles inférieures;  dans  quelques  cas,  elles  sont  même  apparentes 
avant  les  folioles  supérieures.  Dans  cette  formation,  non-seulement 
les  folioles  naissent  de  haut  en  bas,  mais  leurs  nervures  secondaires, 
leurs  dents  apparaissent  dans  le  même  sens. 

Toutes  les  feuilles  digitées  et  digitineiTiées  appartiennent  à la 
formation  basipète  pour  ces  nervures  digitées.  (Trécul.) 
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* Portion  de  la  coupe  transversale  d'une  feuille  de  Zostera  manua.  l,(,l  Lacunes,  cl  . 
Cloisons  cellulaires  entre  les  lacunes,  Faisceau  de  libres  li(^ieu«es.  ti,  Nervure,  e/;. 
Épiderme  sans  stomates 
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CHAPITRE  111 


De  remploi  dn  microscope  dens  l'étode  ds  renatomie  et  de  la  physiolo^e  des 
diverses  perties  de  la  fleur. 


905.  Pour  étudier  la  structure  des  divers  organes  foliacés  des 
fleurs,  on  procède  comme  il  a été  dit  plus  haut  à propos  des  feuil- 
les elles-mêmes  (p.  869-870). 

Dans  l'étude  des  boutons,  il  faut,  avant  tout,  porter  son  attention 
sur  le  nombre  et  les  rapports  de  position  des  différentes  parties, 
et  étudier  la  structure  de  ces  mêmes  parties.  Pour  cela,  on  devra 
faire  des  coupes  transversales,  à différentes  hauteurs  dans  un  bou 
ton  qui  ne  soit  pas  encore  ouvert.  Une  telle  coupe,  faite  parla  pointe 
du  bouton,  ne  montrera  en  général,  que  les  rapports  déposition  du 
olice  et  des  pétales  ; une  coupe  faite  un  peu  plus  bas  fera  voir  de 
plus,  dans  les  fleurs  hermaphrodites,  les  anthères  et  leur  position 
par  rapport  aux  pétales,  et  même,  dans  quelques  cas,  le  stigmate 
ou  le  style,  ou  même  l'ovaire,  lorsqu'il  est  supère  ; on  fera  ensuite 
une  autre  coupe,  encore  plus  profondément,  et  si  l’ovaire  est  infère, 
on  ne  devra  pas  négliger  de  l'étudier  séparément.  Ces  coupes,  qui 
ne  doivent  pas  éire  très-minces,  donnent  une  connaissance  com- 
plète de  la  disposition  relative  des  différentes  parties  de  la  fleur  ; on 
reconnaît  ainsi  les  différents  verticilles  et  le  nombre  de  leurs  élé- 
ments, puis  la  position  relative  des  pétales  et  des  sépales  ; on  voit 
quelle  est  la  structure  des  anthères  avant  la  déhiscence  et  la  position 
des  loges  de  l’ovaire  par  rapport  aux  verticilles  précédents  ; on  re- 
' connaît  enfin  si  les  éléments  des  verticilles  se  modiflent  simultané- 
ment ou  les  uns  après  les  autres.  (Schacht.) 

Souvent  une  coupe  transversale,  à travers  un  boqton,  comprend 
aussi  une  coupe  à travers  la  bractée  à laquelle  tient  le  bouton.  Il 
faut  avoir  soin  dans  ces  opérations,  de  ne  rien  déranger  avec  l’ai- 
guille ou  tout  autre  instrument  de  ce  genre  ; cela  est  d'ailleurs  fa- 
cile à éviter  pour  les  jeunes  boutons.  Lorsque  ceux-ci  sont  voisins 
(le  l’épanouissement,  on  ne  peut  plus  les  étudier  par  le  même 
procédé,  car  les  différentes  parties  se  sépareraient.  Lorsqu’une 
coupe  transversale  a été  faite  dans  un  jeune  bouton,  on  doit  la  dé- 
tacher du  couteau  avec  un  pinceau  de  poils  trés-fliis,  comme  toutes 
les  préparations  délicates  ; il  faut  toujours  rejeter  les  coupes  qui  ne 
seraient  pas  tout  à fait  horizontales.  > 
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Indépendamment  de  ces  coupes,  il  est  nécessaire  encore  d'en  faire 
de  longitudinales,  passant  exactement  par  le  milieu  du  bouton, 
dans  des  directions  qui  sont  indiquées  par  les  coupes  transversales  ; 
1"  Klles  permettent  de  voir  très-aisément  l’inserl ion  des  pétales  et 
des  étamines  ; on  pourra  par  elles  reconnaître  si  les  étamines  sont 
insérées  à la  mémo  hauteur  que  les  pétales,  comme  cela  a toujours 
lieu  à l'origine,  si  elles  sont  portées  par  un  disque,  si  dans  les  fleurs 
qui  ont  les  pétales  soudés  les  étamines  sont  soudées  avec  ceux-ci  ou 
en  sont  distinctes  ; 2°  Elles  apprennent  quelle  est  la  position  de  l'o- 
vaire par  rapport  aux  parties  de  la  fleur,  s'il  est  au-dessus,  au  mi- 
lieu ou  au-dessous,  comment  est  constitué  le  style  et  de  quelle  ma- 
nière son  canal  est  en  relation  avec  les  loges  de  l’ovaire,  question 
qui,  dans  beaucoup  de  cas,  ne  pourra  être  résolue  que  par  l'étude 
organographique  de  l'ovaire  et  du  pistil.  (Schacht,  p.  192.) 

Pour  étudier  les  anthères  des  fleurs  très-petites,  on  fait  des  coupes 
transversales  très-minces  dans  le  bouton  floral,  et  on  cherche  en- 
suite avec  l'aiguille  les  anthères  que  l'on  a coupées  transversale- 
ment ; mais  lorsqu'il  s'agit  de  fleurs  assez  grandes,  on  ouvre  le 
bouton  et  on  place  directement  l'anthère  dans  la  moelle  de  sureau . 
Ces  coupes  faites  à travers  un  bouton  floral  permettent  aussi  de  re- 
connaître si  la  déhiscence  des  loges  de  l'anthère  se  fera  du  côté  inté- 
rieur ou  du  cété extérieur.  (Schacht,  p.  198.) 

On  peut  faire  l'étude  organogénique  de  la  fleur  de  deux  ma- 
nières : 1”  observer  directement,  sous  le  microscope,  les  étals  suc- 
cessifs de  la  fleur;  2*  faire  à travers  tout  l'axe  floral  des  coupes 
longitudinales,  transversales  et  inclinées,  extrêmement  délicates. 
Le  second  procédé  conduit  plus  rapidement  et  plus  sûrement  au 
but  ; il  donne  une  vue  beaucoup  plus  précise  sur  les  rapports  inté- 
rieurs des  différentes  parties  de  la  fleur,  et  enfin,  il  demande  beau- 
coup moins  d'exercice  pour  être  pratiqué  convenablement.  Dans  le 
premier  procédé,  on  n'est  jamais  sûr  de  n'avoir  pas  produit  quel- 
ques lésions  avec  l'aiguille,  lors  même  que  l'un  est  très-habile  à la 
manier  ; de  plus,  l'observation  est  rendue  difficile,  car  on  étudie 
des  corps  en  relief  qui  exigent  que  l'on  place  successivement  le 
foyer  de  l'instrument  à des  distances  différentes.  Dans  bien  des  cas, 
cependant,  il  sera  bon  d'appliquer  les  deux  méthodes  afin  de  ne 
rien  laisser  passer  d'essentiel. 

On  choisit  les  rameaux  floraux  les  plus  jeunes  et  l'on  y fait  à 
main  libre  des  coupes  longitudinales  ; la  coupe  doit  être  suffisam- 
ment mince  et  montrer  l'axe  floral  ; on  doit  y apercevoir  aussi  le 
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bouton  torminalet,  au-dessous,  les  feuilles  futures.  Dans  les  feuilles 
situées  plus  bas  (ou  bractées),  on  reconnaîtra  la  première  ébauche 
(les  fleurs  axillaires,  formant  un  corpuscule  cellulaire  rond  sem- 
blable au  Jeune  bourgeon  à feuilles  ; ce  corps  cellulaire  est  l’axe  de 
la  fleur.  A l'aisselle  des  feuilles  placées  au-dessous,  on  verra  déjà 
apparaître,  tout  autour  de  ce  sorps  cellulaire,  les  sépales  sous  forme 
de  mamelons  arrondis  ; la  coupe  ayant  partagé  en  deux  ces  ébauches 
de  fleurs,  on  verra  alors  la  pointe  de  l'axe  former  un  mamelon  ar- 
rondi entre  les  rudiments  du  calice.  Encore  plus  bas,  sur  la  même 
(^oupe,  on  reconnaitra  l’apparition  du  second  verlicillc  floral,  puis 
du  troisième,  etc;.,  etc. 

Quand  on  s’est  orienté  par  des  coupes  longitudinales  à travers 
l’axe  floral,  sur  le  rapport  des  différents  verticilles  avec  le  cône  de 
végétation,  ou  pointe  de  l'axe,  on  fait  alors  des  coupes  transversales 
minces  à différentes  hauteurs.  Comme  la  jeune  fleur  fait  avec  l’axe 
principal  (rapport  commun  des  fleurs)  un  angle  plus  ou  moins 
aigu,  Schacht  recommande  de  faire  des  coupes  un  peu  obliques  par 
rapport  à cet  axe.  On  fera  un  grand  nombre  de  coupes,  et  pour 
chaque  degré  de  développement  des  fleurs,  on  choisira  celles  qui 
paraissent  faites  dans  des  directions  convenables. 

Pour  avoir  une  succession  continue  des  différents  états  de  déve- 
loppement, il  est  bon  de  dessiner  toutes  les  coupes  transversales 
et  longitudinales  que  l'on  obtient.il  est  alors  facile  de  constater  les 
rapports  qui  existent  entre  les  coupes  transversales  et  longitudinales 
correspondant  au  même  degré  de  développement. 

Il  est  utile  de  se  servir  de  la  loupe  pour  dégager  les  coupes  longi- 
tudinales de  toutes  les  parties  inutiles  ou  nuisibles. 

Pour  l’étude  organogénique  d’une  fleur,  on  a,  avant  tout,  à ob- 
server dans  une  coupe  transversal  : 

La  succession  des  verticilles  floraux  et  leur  nombre  ; 

La  position  des  différentes  parties  d’une  veiiicille  par  rapport  à 
celles  du  verticille  précédent.  L'n  verlicille  peut  paraître  manquer, 
mais  il  ne  faut  pas  en  conclure  pour  cela  qu’il  soit  avorté  ou  atro- 
phié ; le  nombre  des  parties  de  chaque  verticille,  l'adhésion  des 
parties,  la  structure  des  anthères,  de  l'ovaire,  etc.  (Schacht,  p.  214 
à 216.) 

!(06.  Pour  étudier  l’ovaire,  il  est  nécessaire  de  faire  des  coupes 
transversales,  minces,  à différentes  hauteurs,  en  suivant  les  procédés 
indiqués  plus  haut  (pages  830).  En  rexaminant  avec  l’aiguille  sous 
le  microscope  simple,  on  verras’il  estpluriloculaireou  non.  D’après 
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Scliacht,  beau<x)up  d'ovaires  qui  sont  donnés  dans  les  livres  comme 
pluriloculaires,  avec  un  placenta  central,  paraissent  uniloculaires, 
au  moins  à la  partie  supérieure,  avec  plusieurs  placentas  pariétaux 
s’avançant  jusqu’au  milieu  de  la  cavité  de  l’ovaire,  dans  la  partie 
inférieure  ils  paraissent  réellement  pluriloculaires;  on  peut  citer  les 
Onagrariées,  les  Pyrolacées,  les  Monotropées,  etc.  Les  Cucurbilacées 
ont  un  ovaire  pluriloculaire  dans  toute  sa  longueur  avec  placentas 
pariétaux.  Dans  les  Onagrariées,  on  trouve  quatre  placentas  parié- 
taux qui  s'avancent  en  forme  de  cannelure,  vei's  le  centre  de  l'o- 
vaire et  se  terminent  en  s élargissant  de  chaque  côté  ; ils  portent 
de  (îhaque  côté  une  rangée  d'ovules  et  sont  adossés  l’un  contre 
l’autre.  Entre  ces  quatre  placentas  qui  se  touchent,  il  reste  une 
cavité  libre  qui  est,  en  quelque  sorte,  la  continuation  du  canal  du 
style  ; au  contraire,  dans  la  partie  inférieure  de  l'ovaire,  les  placentas 
sont  réunis  en  une  seule  masse.  Comme  exemple  de  placentas 
pariétaux  peu  développés,  avec  un  ovaire  uniloculaire,  on  cite  le 
genre  Viola  ; dans  les  orchidées,  on  trouve  des  placentas  bifurqués 
envoyant  de  chaque  côté  des  prolongements  longitudinaux  souvent 
très-développés , qui  portent  un  grand  nombre  d'ovules. 

Dans  une  coupe  transversale  d'un  ovaire,  il  faut  encore  observer 
si  les  ovules  ne  forment  qu’une  seule  rangée  de  chaque  côté  du 
placenta,  comme  dans  les  Onagrariées, ou  s’ils  en  forment  plusieurs 
comme  dans  les  Éricacées.  La  distribution  des  faisceaux  vasculaires 
dans  l’ovaire,  et  le  placenta  mérite  aussi  d'ètre  étudiée. 

Quant  au  sac  embryonnaire,  on  doit  surtout  observer  sa  position 
dans  la  nucelle.  Dans  les  Orchidées  et  les  Personnées,  la  nucelle  est 
de  boime  heure  repoussée  par  lui.  Dans  les  lUiinanlhacées,  les  Oro- 
banchées,  les  Acanlhacées  et  dans  les  Labiées,  le  sac  embryonnaire 
forme  souvent,  après  la  fécondation,  des  excroissances  qui  lésor- 
hant  le  parenchyme  du  tégument,  le  traversent  et  s’avancent  libre- 
ment dans  la  cavité  de  l'ovaire;  ce  fait  ne  peut  être  constaté  qu’en 
faisant  des  coupes  longitudinales  Irés-minces  par  le  milieu  de 
l’ovule.  (Schacht,  p.  ‘209.)  Nous  reviendrons  du  reste  plus  loin  sur 
son  élude  après  la  fécondation  (p.  879).  ' 

907.  Des  grains  de  pollen  et  du  boyau  pollinigue  et  de  la  féconda- 
tion. Les  ulricules  mères  polliniques  (qui  sont  des  oru/es  mâles,  ainsi 
que  je  l'ai  montré  ailleurs),  et  par  segmentation  du  contenu  des- 
quelles se  forment  les  grains  de  pollen,  naissent  au  nombre  de  deux 
à six,  ou  quelquefois  plus,  au  centre  de  chaque  moitié  de  Panthère. 
Elles  sont  généralement  regardées  comme  n’étant  autre  chose  que 
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dos  cellules  quelconques  du  tissu  cellulaire  derantliérc,  qui  se  sont 
molamorphos^'esen  collules  spèciales  ; (wurtant  on  peut  constaler, 
comme  pour  le  sac  embryonnaire,  que,  dès  leur  apparition,  ces  cel- 
lules, quoique  se  comprimant  par  leurs  faces  contiguës,  diffèrent 
par  la  coloration  et  l'aspect  muqueux  de  leur  contenu  des  autres 
éléments  de  l'anthère. 

Pour  examiner  les  grains  de  pollen,  on  peut  les  faire  tomber 
dans  l'eau,  dans  la  glycérine,  étendue  d’eau  ou  d’alcool,  dans  les 
essences,  dans  l’acide  sulfurique  concentré  ou  non.  On  étudiera  les 
réactions  cellulosiques  et  autres  de  leurs  deux  enveloppes.  Pour 
cela  il  sera  bon  de  faire  des  coupes  de  grains  polliniqucs,  comme 
il  a été  indiqué  plus  haut  (p.  851). 

Le  tube  pollinique  peut  se  former  avec  une  rapidité  plus  ou 
moins  grande,  suivant  les  plantes  que  l’on  considère;  souvent,  au 
bout  de  quelques  heures  seulement,  l’intine  s’échappe  par  les 
pores  de  l'exine  ou  déchire  la  peau,  si  celle-ci  est  close.  Dans  les 
conifères  le  tuhe  ne  prend  pas  sa  source  dans  l’intine  elle-même, 
mais  dans  une  cellule  à laquelle  elle  donne  naissance  : le  Pinux,  le 
Picea  et  l’/ltie*  montrent  nettement  un  petit  corps  formé  de  plu- 
sieurs cellules,  qui  est  lié  à l’intine,  et  dont  la  cellule  terminale  se 
développe  pour  constituer  le  tube  pollinique.  Au  moyen  de  l’acide 
azotique  on  peut  séparer  l’intine  de  l’exine,  et  l’on  voit  alors  très- 
nettement  son  petit  corps  cellulaire.  Dans  les  Cupressinées  et  les 
Taxinées,  au  contraire,  le  contenu  de  l’intine  se  divise  en  deux 
cellules  inégales  dont  la  plus  grosse  se  transforme  en  tubes  polli- 
niqucs (fig.  272).  On  trouve  des  tubes  polliniques  ramiflés  dans  le 
Fagiis  gylvatica,  V Araucaria  brasiliensis  et  le  Thuya,  et  quelquefois 
aussi,  mais  plus  rarement,  dans  le  Viola  tricolor,  le  Crocu»,  etc. 

On  peut  conserver  dans  la  dissolution  de  chlorure  de  calcium  les 
coupes  transversales  faites  dans  les  grains  de  pollen.  Cependant  la 
production  cellulaire  de  l’intine  des  conifères  ne  semble  pas  se 
conserver,  soit  avec  la  dissolution  de  chloimre  de  calcium,  soit 
avec  l’huile  d’amaitde  douce.  (Schacht,  p.  203.) 

Le  moyen  le  plus  facile  d’obtenir  des  boyaux  polliniques  est  de 
prendre  les  grains  des  pollens  qui  adhérent  aux  stigmates  de 
presque  toutes  les  plantes  épanouies.  On  trouve  aussi  des 
grains  polliniques  émettant  spontanément  leurs  tubes  suivant 
le  professeur  van  Heurck,  en  préparant  au  chlorure  de  calcium 
les  poils  de  la  fleur  du  Nicandra  physaloides  épanouie  depuis  un 
ou  deux  jours  et  surtout  quand  le  temps  est  humide.  On  voit  aussi 
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un  grand  nombre  de  ces  grains  parmi  ces  poils.  Il  est  beaucoup 
d'autres  plantes  sur  lesquelles  on  peut  saisir  aussi  des  grains  de 
pollen  envoyant  leur  tube  pollinique  (fig.  272)  dans  le  tissu  con- 
ducteur au  travers  du  stigmate,  loi-sque  celui-ci  se  trouve  couveil 


de  pollen,  quand  on  fuit  des  coupes  longitudinales  minces  portant  à 
la  rois  sur  lui  et  sur  le  style. 

Pour  les  masses  polliniques  des  orchidées  (ou  pollinies),  il  faut 
les  chercher  sur  le  gynostème  au-dessus  du  stigmate,  où  enfcr- 
niées  chacune  dans  la  logette  (fig.  275  a),  on  les  voit  quand  celle-ci 
est  ouverte  (b).  On  peut  alors  eiaminer  les  groupes  de  grains  de 
pollen  (d,  e)  retenus  par  dq^  filaments  muqueux  (c). 

008.  Quand  on  est  parvenu  à se  familiariser  par  l'organogénie  avec 
la  structure  de  l’ovaire,  du  style  et  du  stigmate  des  plantes  et  aussi 
avec  le  développement  de  leurs  ovules,  on  peut  étudier  à fond,  dans 
quelques-unes,  le  canal  du  style,  sur  des  fleurs  non  saupoudrées 
par  le  pollen,  puis  sur  des  fleurs  saupoudrées.  Pour  connaître  le 
chemin  suivi  par  les  tubes  polliniques,  ainsi  que  les  changements 
qu'ils  déterminent  dans  le  canal  du  style,  on  doit  étudier  avec 
soin  l'élat  de  l'ovule  et  du  sac  embryonnaire  au  temps  de  la  florai- 
son, avant  qu'un  tube  pollinique  ne  soit  parvenu  jusqu'à  ce  der- 
nier ; c'est  surtout  sur  le  contenu  du  sac  embryonnaire  qu'il  faut 
porter  son  attention,  car  c'est  de  cette  manière  seulement  qu'il  est 

' Coupe  longitudinale  d*un  Tragmcnt  de  stigmate  du  Malthiola  annua.  Su\  mon- 
trant (|uelt|ucs  grains  de  pollen,  p,  qni  ont  émis  leur  tube  ou  boyau  plusieurs  de 
res  tubes  sont  entrés  dans  la  cavité  îles  papilles  sligmatiqiies  pp;  l.  tissu  propre  du 
stigmate.  (Tulasiic.) 

**  Nastics  |K)lliniquesdii  pvtiolans.  a Logettes  reriiiées.  h,  Logettes  dont 

Tune  a son  opercule  renversé.  r,d,r.  Masses  polliniques  isolées  nu  réunies  }»ar  des 
filaments  mucilagiiieua,  c,  d. 
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possible  de  se  faire  une  idée  exacte  des  changements  déterminés 
plus  tard  par  le  tube  pollinique. 

Pour  suivre  la  course  du  tube  pollinique  depuis  le  stigmate  jus- 
qu'à l'ovaire,  le  meilleur  moyen  consiste  à saupoudrer  soi-méme  les 
fleurs.  On  étudie  aloivi  chaque  jour  une  ou  plusieurs  d'entre  elles 
en  faisant  des  cmipes  longitudinales  minces  par  le  milieu  de  l'ovaire 
et  du  style,  et  l'on  se  rend  compte  ainsi  du  temps  que  met  le  pol- 
len pour  se  développer  en  tube  et  parvenir  jusque  dans  la  cavité  de 
l'ovaire.  Le  Limodorum  aborlivum  est  la  plante  la  plus  convenable 
pour  suivre  le  développement  et  la  marche  du  tube  pollinique. 
On  peut  se  convaincre  facilement  que  ces  tubes  n'ont  pas  une 
structure  uniforme,  et  qu'elle  change  de  l'un  à l'autre , suivant 
la  manière  dont  la  nourriture  leur  arrive. 

Les  grains  jle  pollen  de  Limodorum  et  de  Strelilzia  développent 
déjà  leur  tube  dans  la  loge  do  r.antbére.  Chez  les  conifères  la  même 
chose  arrive  quelquefois  dans  \eCupressus.  Le  stigmate  de  i’Hoya  car- 
nosa  convient  très-bien  pour  observer  l'émission  du  tube;  avec 
l'eau  sucrée  ce  phénomène  se  réalise  beaucoup  plus  difficilement. 
(SchachI,  p.  205.) 

Lorsqu'on  a préparé  de  bonnes  coupes  longitudinales,  il  est 
souvent  utile  d'écarter  un  peu  avec  l'aiguille,  en  s'aidant  de  la  loupe, 
les  parois  du  canal  du  style;  il  existe  souvent,  en  effet,  des  fais- 
ceaux de  tubes  polliniques  mélangés  avec  les  cellules  du  tissu  con- 
ducteur, et  l'on  pourra  ainsi  les  suivre,  à la  loupe,  jusque  dans  la 
cavité  de  l'ovaire.  Dans  les  plantes  à style  long,  mince,  se  fanant 
prom()temeut,  rarement  on  réussit  à suivre,  sans  interruption,  la 
marche  du  tube  pollinique;  cela  est,  au  contraire,  très-facile  avec 
les  plantes  qui  présentent  un  style  court  et  charnu,  comme  les  Or- 
chidées et  les  Viola  tricolor.  Quand  on  examine,  par  ce  procédé,  le 
style  d’une  fleur  d’Epipactis,  huit  jours  après  l’avoir  saupoudrée,  on 
est  surplis  du  nombre  prodigieux  de  tubes  polliniques  produits  ; on 
peut  suivre  facilement  les  faisceaux  qu’ils  forment,  jusque  dans  les 
ovules.  Pour  le  Viola,  en  prenant  des  fleurs  flétries,  on  y trouve  souvent 
des  tubes  polliniques  ramifiés  ; le  même  fait  so  présente  quelquefois 
dans  le  Fayus  sylvalica  elVŒnoÜiera  muricata.  (SchachI,  p.  225.) 

beaucoup  d'ovules  sont  assez  gros,  à l'époque  de  la  floraison, 
pour  qu'on  puisse  les  placer  sur  le  doigt,  et  y faire  des  coupes 
transversales  ; mais  on  devra  prendre  soin  de  faire  cette  coupe 
dans  une  direction  convenable.  On  enlève  d’abord  rapidement  un 
des  ciMés  de  l’ovule  avec  un  rasoir  extrêmement  tranchant;  puis  on 
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le  retourne  avec  un  pinceau  fin,  et  l'on  répète  la  même  opération 
(le  l'autre  côté:  do  tout  l'ovule  il  ne  reste  ainsi  que  la  lamelle  cen- 
trale qui  n'a  pas  été  attaquée.  Pour  empêcher  (jue  la  préparation  se 
dessèche  pendant  que  l'on  opère,  il  faut  avoir  soin  de  maintenir 
toujours  le  doigt  humide.  Ün  porte  aussitôt  la  préparation,  sans 
couvre-objct,  sous  le  microscope,  et  l'on  reconnait  s'il  est  utile  de 
la  tailler  encore  ; on  arrive  quelquefois,  en  voulant  améliorer  suc- 
co.ssivement  la  préparation  à la  détruire  complètement,  mais  souvent 
aussi,  surtout  si  l'on  s'aide  de  l'aiguille  et  de  la  loupe,  on  réussit 
à avoir  une  coupe  utile  permettant  de  faire  des  observations  nettes. 
On  devra  essayer  d'i-oler  coniplétiiment  le  sac  embryonnaire  des 
fleurs  non  saupoudrées,  lorsque  cela  est  possible.  Il  semble  alors 
constitué  par  une  cellule  simple.  Dans  la  plupart  des  cas  il  est  si 
délicat,  qu'en  cherchant  à l'isoler  on  le  détruit,  ou  au  moins  les 
cellules  qui  y sont  renfermées  ; il  vaut  mieux  alors  se  contenter  de 
coupes  longitudinales,  aussi  minces  que  possible,  et  étudier  à fond 
le  contenu  du  sac  embry^onnaire,  voir  s'il  existe  des  cellules  à son 
intérieur,  et  dans  ce  cas,  examiner  quelle  est  leur  position.  Lorsqu'on 
ne  peut  isoler  le  sac  embryonnaire,  ou  lorsqu'il  n'est  pas  possible 
d'étudier  l'ovule  en  le  coupant  avec  le  rasoir,  on  pourra  recourir  à 
l’action  de  la  potasse  qui  permet  de  reconnaître  la  disposition  et  la 
structure  des  enveloppes  de  la  nucclle  et  de  distinguer  le  contour 
du  sac  embryonnaire. 

On  ne  doit  pas,  dans  ces  recherches,  se  contenter  d'une  seule 
préparation,  quelque  bien  réussie  qu’elle  soit,  il  est  indispen.sable 
d’en  faire  plusieurs,  aussi  complètes  que  possible,  et  de  les  com- 
parer les  unes  aux  autres.  Dans  le  Gladiolm,  le  Crocus,  le  Phor- 
mium, le  Zea,  le  Cheiranthus,  \‘Euphrasia,elc.,  la  membrane  du  suc 
embryonnaire,  avant  la  fécondation,  est  déjà  assez  solide  pour  qu'on 
puisse  l'isoler,  au  moins  à sa  pointe. 

Les  vésicules  embryonnaires  se  trouvent  à la  pointe  du  sac  em- 
bryonnaire, au-dessous  du  micropyle,  tandis  qu'à  l aulre  extrémité 
apparaissent  une  ou  plusieurs  cellules,  les  antipodes  des  vésicules 
embryonnaires.  Sur  une  préparation  habilement  faite,  on  reconnait 
que  ces  dernières  cellules  sont  pourvues  d’une  membrane  solide  de 
cellulose,  tandis  que  le  globule  de  protoplasina  des  vésicules  em- 
bryonnaires (p/(jfcu/e  de /'écondation),  qui  n'est  entouré  que  par  la 
couche  externe  du  plasma,  s’écoule  très-facilement  dans  l’eau  du 
porte-objet.  Dans  les  fleurs  qui  n'ont  pas  été  saupoudrées,  bien 
que  le  temps  normal  de  la  fécondation  soit  passé,  le  globule  de 


Digitized  by  Coogle 


880  l’RÊPARATlUN  DE  I,  APHAREIL  FILAMENTAIRE. 

protoplasma  se  coagule  et  se  laisse  séparer,  même  dans  l’eau; 
avec  le  sac  embryonniiaire  on  arrive  au  même  résultat  en  plon- 
geant des  fleurs  fraiches  dans  l'alcool  pendant  2i  heures  (Crocus, 
Gladiolus).  Par  ces  deux  procédés,  on  reconnaît  qu'il  existe  au-des- 
sus du  globe  de  protoplasma  une  masse  brillante,  striée,  qui  se 
colore  en  bleu  avec  la  dissolution  iodée  de  chlorure  dezinc,  et  est, 
par  suite,  formée  par  de  la  cellulose  ; et  comme,  ordinairement, 
deux  vésicules  embryonnaires  apparaissent  l'une  à cdté  de  l'autre, 
il  existe  aussi  deux  pareilles  masses  distinctes  l'une  de  l'autre,  et 
placées  chacune  au-dessus  de  son  protoplasma.  Dans  le  Gladiolus 
et  le  Crocus,  la  sti'ucture  striée  de  cette  masse  de  cellulose  que 
Schacht  a appelée  appareil  filamentaire,  est  très-nette  ; elle  semble 
-se  composer,  après  la  dissolution  du  globule  de  protoplasma,  d'une 
touffe  de  fils  fins  ; on  reconnaît  facilement  que  ces  fils  appartien- 
nent au  globule  de  protoplasma,  et  forment,  conjointement  avec 
lui,  la  vésicule  embryonnaire.  Dans  le  Phormium  tenax,  le  rapport 
de  ces  filaments  avec  le  globule  de  protoplasma  est  encore  plus  évi. 
dent.  (Schacht.) 

Pour  voir  les  vésicules  embryonnaires  intactes,  il  faut  chercher  à 
obtenir  des  coupes  longitudinales,  parle  milieu  d'ovules  non  fécon- 
dés, le  plus  rapidement  possible,  afin  qu'elles  n’éprouvent  aucun 
trouble.  Dans  les  premières  secondes  de  l'observation,  sur  une 
coupe  fraîche,  le  protoplasma  se  présente  sous  la  forme  d'une  cel- 
lule globuleuse,  avec  un  nucléus  central  qui  est  lui-même  quelque- 
fois recouvert  par  un  protoplasma  granuleux  ; mais  au  bout  de  quel- 
ques instants,  il  s'écoule  sous  les  yeux  de  l'observateur,  sans  laisser 
rapparenc.e  d’aucune  membrane  déchirée  (de  1/2  à 5 minutes).  Le 
plus  souvent,  la  seule  partie  qu'il  soit  possible  de  voir  nettement 
est  la  partie  inférieure  du  globule- de  protoplasma,  qui  se  dresse 
librement  dans  la  cavité  du  sac  embryonnaire  et  recouverte  par 
l’appareil  filamentaire  (Fadenapjmral)  qui  en  dépeud.  Il  semble 
généralement  qu’il  n’existe  aucune  séparation  entre  cet  appareil 
et  le  globule  de  protoplasma.  (V.  Schacht,  p.  227.) 

Lorsqu’on  a étudié  avec  soin  le  sac  embryonnaire  avant  la  fécon- 
dation, et  les  vésicules  embryonnaires  qui  y sont  contenues,  vésicu- 
les qui,  généralement  au  nombre  de  deux,  sont  pressées  l’une  con- 
tre l’autre  et  situées  à la  même  hauteur,  quand  la  pointe  du  sac 
embryonnaire  n'est  pas  trop  étroite  (Gladiolus,  Crocus,  Yucca,  Zea. 
Walsonia,  Torenia)  ; lorsqu'on  a de  plus  étudié  par  des  réactifs  le 
contenu  granuleux,  et  observé  les  vésicules  antipodes  au  point  de 
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vue  de  leur  nombre,  de  leur  disposilion,  et  de  leur  rêaclion,  alors  on 
peut  s'occuper  de  l'élude  des  ovaires  fécondés  et  appliquer  encore 
ici  la  même  méthode. 

909.  En  transportant  du  pollen,  au  moyen  d'un  pinceau  sec,  sur 
le  stigmate,  on  peut  reconnaître  quel  est  le  temps  qu'il  faut  au  tube 
pollinique  pour  pénétrer  à travers  le  canal  du  style  jusqu'au  micro- 
pyle  de  l'ovule,  temps  qui  varie  suivant  la  nature  des  plantes,  et 
qui  est  complètement  indépendant  de  la  longueur  du  chemin  à par- 
courir. Si  un  saupoudre  à la  même  époque  plusieurs  fleurs,  et 
qu’on  ail  soin  de  les  marquer  avec  un  petit  ruban,  on  peut  suivre, 
sans  se  tromper,  le  développement  du  tube  jusqu'au  moment  de  son 
entrée  dans  le  micropyle  et  même  de  la  fructiflcalion. 

Les  fleurs  d'orchidées  permettent  d'observer  très-aisément,  sans 
aucune  préparation,  l'entrée  du  (ube  pollinique  dans  l'ovule;  si  l'on 
n'a  pas  saupoudré  soi-méme  les  fleurs,  on  peut  d'ailleurs  recon- 
naître l’état  de  fécondation  au  développement  de  l’ovaire.  Si  la  fé- 
condation a eu  lieu,  il  existe  un  ou  plusieurs  tubes  polliniqucs  dans 
le  micropyle  de  chaque  ovule,  et  l'on  peut  alors  enlever  ces  der- 
niers avec  l’aiguille,  après  avoir  fendu*l’ovaire.  Dans  le  Vermica 
xeriyllifolia  et  dans  le  Toretiia  asiatica,  l’observation  est  tellement 
facile  qu'elle  n’exige  aucune  préparation  ultérieure.  .\vec  les  ovules 
plus  gros,  pour  lesquels  il  est  nécessaire  de  faire  une  coupe  trans- 
versale, il  est  plus  rare  de  trouver  l’entrée  du  tube  pollinique, 
parce  que  le  rasoir  le  traverse  très-facilement.  Quand  on  fait,  au 
contraire,  comme  il  a été  recommandé  plus  haut,  de  minces  coupes 
longitudinales  à travers  l’ovule,  jusqu’à  rencontrer  le  globule  de 
protoplasma  des  deux  vésicules  embryonnaires,  qui  s’est  entouré 
d'une  membrane  solide  résistant  à l’action  de  l’eau  ; alors,  en  enle- 
vant avec  soin  les  enveloppes  avec  l'aiguille,  et  à l’aide  d'une  loupe 
on  ne  manque  jamais  d'apercevoir  le  tube  pollinique  dans  le  mi- 
cropyle ; et,  en  isolant  plus  complètement  encore  le  sac  embryon- 
naire, on  constate  que  ce  tube  pollinique  est  en  liaison  étroite  avec 
Vappareil  filamenlaire  ou  pligère.  Cette  liaison  est  si  inlime  que,  le 
plus  souvent,  il  n'est  pas  possible  de  séparer  les  deux  parties  sans 
les  briser.  On  constate  que  la  paroi  du  tube  pollinique  est  ramollie 
i l gonflée,  soit  sur  une  grande  longueur,  soit  seuleinenl  au  point 
de  contact  avec  l’appareil  flligérc  {GIndioltis,  Crocus),  et  que  son 
contenu  granuleux  est  plus  ou  moins  détruit. 

Les  globules  de  proloplasma,  au-dessous  de  l'appareil  filigére 
des  deux  vésicules  embryonnaires,  sont  alors  poiuviis  d'uiu;  iiiem- 
HicrjK'opc.  56 
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brane,  très-mince  d’abord,  qui  va  en  grossissant  peu  à peu,  et  les 
sépare  de  cet  appareil.  On  reconnaît  facilement  la  présence  de 
celte  membrane  autour  du  globule  de  protoplasma,  en  faisant  con- 
tracter dans  l’eau  le  contenu  de  la  cellule  ; on  constate  ainsi  qu  il 
existe,  le  plus  souvent,  des  différences  remarquables  dans  l’épais- 
seur des  membranes  correspondant  aux  deux  globules  de  proto- 
plasma.  Bientôt,  l’un  des  deux  globules  s’allonge  et  descend  dans  les 
vésicules  embryonnaires,  probablement  par  suite  d’un  ramollisse- 
ment successif  de  l’appareil  filigère  ou  filamenlaire;  son  contenu  se 
divise  en  même  temps  suivant  une  direction  transversale,  de  manière 
à constituer  deux  jeunes  cellules  ; la  cellule  supérieure  servira  de 
support  à l’embryon,  et  l’inférieure,  au  contraire,  constituera  une 
nouvelle  cellule  mère  (Scliachl,  p.  2Ô1),  (lui  est  la  cellule  mère  de 
l’embryon  (vésicule  préembryotmaire,  embryonnaire  ou  germinative 
de  quelques  auteurs). 

Peu  à peu,  le  contenu  du  long  tube  qui  forme  la  vésicule  préem- 
bryonnaire pi-ésente  des  formations  de  noyau, 
et  peu  après  il  se  divise,  à un  instant  donné, 
en  fractions  plus  ou  moins  étendues,  entre 
lesquelles  s’interposent  des  cloisons  transver- 
sales. Dans  quelques  espèces,  cette  division 
a lien  avant  l’apparition  du  noyau.  Les  cel- 
lules ainsi  formées  constituent  le  filet  suspen- 
seur.  Elles  se  partagent  elles-mêmes  de  la 
façon  indiquée  ci-dessus, il  en  résulte  une  série 
linéaire  et  simple  d’ulricules  cylindriques 
(fig.  274). 

I>a  formation  de  l’embi’yon  directement 
anx  dépens  d’une  des  cellules  du  préem- 
bryon, se  fait  de  la  manière  suivante  : avant 
que  la  lormalion  des  cellules  du  suspenseur 
dont  nous  venons  de  parler  ah  pris  lin,  l'u- 
tricule  terminal,  devenu. sphéroîdal  (repré- 
sentant ce  que  quelques  auteurs  ont  plus  spé- 
cialement appelé  la  vésicule  embryonnaire  ou 
germinative),  produit  les  cellules  qui  corn- 

• Développement  de  l'embryon.  — A.  Premier  état  observé  dans  le  Pastel  [IsotU 
tinetnria  L.)  : e,  eiiibryun  ; sp,  suspenseur  ; point  où  celui-ci  s'attache  à la  {>aroi  du 
sac  embryonnaire  se:  tp,  eslrémité  du  tube  pollinique  qui  a opéré  la  fécondation.  — 
U.  État  plus  avancé,  représenté  d'après  le  Mathiola  tricuspxdaia  R.  Br.;  mûmes  lettres 
(Tulasne).  (A.  lSO/1;  B.  180/1). 
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mcnccnl  l'embryon.  Leur  apparition  est  généralement  signalée  par 
celle  d'une  cloison  longitudinale;  c’est-à-dire  ayant  la  même  direc- 
tion que  le  tube  suspcnseur  lui-niéme,  qui  est,  au  contraire,  cloi- 
sonné transversalement.  Du  rractionncment  ultérieur  des  deux  pre- 
mières cellules  ainsi  formées  résulte  une  masse  cellulaire  globu- 
laire, assez  longtemps  sphérique  (llg.  'ilA,  e)  avant  de  présenter  la 
dépression,  trace  des  cotylédons. 

La  jeune  plante,  qui  est  soutenue  par  un  suspenseur  en  forme  de 
tube  plus  ou  moins  long,  la  mettant  en  rapport  avec  la  membrane 
du  sac  embryonnaire,  ressemble  d'abord  à une  sphère  formée  de 
petites  cellules;  à l'extrémité  libre  de  cette  sphère  apparaissent 
bientôt^les  premières  feuilles  (cotylédons),  formant  des  éminences 
en  forme  do  mamelons,  tandis  que  l'extrémité  se  détache,  et,  chez 
les  dicotylédones,  se  recouvre  d’une  ( oiffe  ; de  plus,  un  anneau  de 
cambium  apparaît  dans  Taxe  de  l’embryon,  entre  la  moelle  et  l'é- 
corce. L’embryon  globuleux  des  orobanches,  orchidées,  .Vonotroym, 
Hydmora  et  autres,  montre,  pour  ainsi  dire,  une  persistance  dans 
un  état  de  développement  peu  avancé. 

L’extrémité  radiculaire  de  l’embryon  est  toujours  dirigée  vers 
le  mycropile  ; dans  le  Citrun  et  les  autres  graines  qui  ont  plusieurs 
embryons,  cette  extrémité  est  constamment  encore  tournée  vers  la 
périphérie.  Aussi  peut-on  siàrement,  d’après  la  forme  do  l’ovule  à 
l’époque  de  la  floraison,  juger  quelle  est  la  position  de  l’embryon 
dans  la  graine  mûre.  (Schacht,  p.  213.) 

Lors  de  l’apparition  des  cotylédons,  ils  forment  de  petites  émi- 
nences sur  le  corps  qui  était  primitivement  globuleux.  Il  faut  en- 
suite suivre  le  développement  de  ces  cotylédons  et  de  la  pointe  de 
la  tige  (p/umiile) , puis  la  naissance  de  l’anneau  de  cambium  dans 
l’axe  de  rembryon,  et  la  formation  de  la  coiffe  do  la  racine,  à l’ex- 
trémité de  la  radicule.  On  étudiera  encore  la  position  relative  de 
l’embryon  dans  la  graine  même,  la  disposition  de  l’albumen,  et  les 
changements  produits  dans  les  téguments,  par  suite  de  la  résorp- 
tion ou  de  l’épaississement  des  cellules,  etc.  On  verra  se  reproduire, 
pour  les  enveloppes  des  graines  de  Conifères  et  de  Cycadées,  les 
mêmes  faits  que  dans  les  antres  phanérogames.  Ainsi,  le  Salinbiiria 
cl  le  Cycas  présentent  des  fruits  pierreux  ; le  fruit  du  Taxas  est 
muni  d’un  tégument  mou  (Arille)  ; la  graine  du  Potlocarpus  offre 
un  support  charnu,  et  le  fruit  du  Pinus  est  recouvert  d’une  enve- 
veloppe  complètement  lignifiée.  Dans  l’albumen,  on  déterminera 
par  les  réactifs  connus  la  nature  des  parois  des  cellules  et  de  leur 
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coüli'iiu  (Soliaclil,  p.  ‘iil);  ou  les  traitera  successivement  par  la 
potasse  caustique  et  par  le  chlorure  de  zinc  iodé  dans  plusieurs 
sortes  de  plantes  coniparativement. 

(Juand  la  lécondatioii  est  accomplie, 'et  que  la  cellule  mère  de 
l’embryon  (vésicule  embryonnaire)  s'est  ainsi  segmentée,  il  se  déve- 
loppe, en  effet,  dans  le  sac  embryonnaire  de  la  plupart  des  plantes 
des  cellules  constituant  Valbumen  ou  endosperme.  Par  la  mul- 
tiplication des  premières  cellules  de  cet  albumen,  il  se  pro- 
duit ainsi  un  tissu  serré  qui  enveloppe  la  jeune  plante.  Dans  le 
Canna  et  le  Tropwolurn,  il  ne  se  forme  pas  d’albumen,  et  dans  le 
Chciranlhux,  il  ne  se  développe  qu'une  seule  couche  do  cellules 
sur  le  pourtour  interne  du  sac  embryonnaire.  Dans  les  PeiKonèes, 
les  Labiées  et  beaucoup  d'autres  plantes,  la  partie  supérieure  et  la 
partie  inférieure  du  sac  embryonnaire  ne  présentent  pas  d’endo- 
S|ierme  ; il  existe  donc  lù  deux  cavités,  mais  la  cavité  inférieure 
n’apparait  qu’après  la  destruction  des  antipodes. 

Tandis  que  l’embryon  c'otylédoné  se  développe,  le  tissu  cellulaire 
croit  ainsi  dans  l’intérienr  du  sac  embryonnaire;  mais,  plus  tard, 
ce  tissu  qui  sert  à la  nourriture  de  la  plante  peut  disparaître  en  to- 
talité ou  en  partie  seulement.  Aussi  distingue-t-on  les  graines  mères 
en  périspermées  et  apérisperniées. 

C’est  en  suivant  les  phases  du  développement  des  cellules  de  l’al- 
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Ininien  et  des  cotylédons  que  l’on  devra  porter  son  attention  sur  le 
mode  <le  production  des  gouttes  builcuses,  de  ralêuronc,  des  grains 
de  fécule,  etc.  (lig.  275). 


' 1 à 8.  Jt'unos  \('!ticules  amylaciM'S  du  PhateoiMt  vulgaru,  -U.  Une  cclUilc  de  l'etir 
liiAiMi  du  Yiciii  piaifonnit.  ~ 10  à It^.  Jeunes  v«*tKiciile<  ainylact'os  du  ViV/u  pisiformisi’ 
Otnut  la  n^imr  0,  n d«'si((ne  de  jeunes  (nains  d'aiiiidaii,  do  coloration  verte  non  ctu'on* 
détarluWi  de  la  face  interne  de  In  cellule  dans  ta(|uoUe  ils  nai&tveiil.  Lesniilros  tli;uros 
I rpri  sentenl  des  fonnes  diverses  de  jeunes  grains  devenus  libres,  en1oun'«  d’une  i»el- 
Meule  incolore  qui  ne  se  teinte  pas  en  Ideu  par  l’iode.  (Trûcul.  AtniaUs  tifs  tciAtcf» 
naturelles.  18o8.) 
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* Dans  les  Cmiifihes,  la  fi’-coiulalion  se  dislingue  do  ce  que  l’on  voit 
dans  les  autres  pliarêiiogames  ; 1°  par  la  ruriiialiou  du  tube  polli- 
nique  aux  dépens  d’une  production  cellulaire  du  grain  de  pollen  ; 
2“  par  la  génération  de  rendosperme  longtemps  avant  la  fructifi- 
cation. Dans  les  Conifères  et  les  Cycadées,  qui,  les  unes  comme  les 
autres,  sont  dépourvues  d ovaires,  la  participation  du  grain  de  pol- 
len et  du  sac  embryonnaire  est  indirecte  d’une  double  manière, 
tandis  (|u’elle  est  directe  dans  toutes  les  autres  phanérogames. 
(Schacht,  p.  23i.) 


CHAPITRE  IV 

l’emploi  da  microscope  dans  Tétode  de  la  généraiion  ef  àn  développement 
des  ceUnles  végétales. 

910.  Dans  ces  conditions,  on  voit  apparaître  un  liquide  incolore 
mucilagineux,  comme  une  solution  de  gomme  arabique,  qui  devient 
plus  dense  à certaines  places  que  dans  les  autres,  et  là  ou  aperçoit 
de  petits  points  ou  taches  plus  transparentes.  Ce  soûl  autant  delrés- 
pelites  cavités  qui  s’agrandissent  peu  à peu  et  semblent  refouler, 
amincir  la  substance  gélatineuse  qui  les  entoure  encore  et  jiarait 
leur  servir  de  paroi.  (Mirbel,  Archives  du  Muséum  d'IiLtt.  nat.  Paris. 
1839.  in-A".)  Df’s  leur  apparition,  ces  cavités  ont  chacune  leur  paroi 
distincte  formée  de  cellules  (L’nger,  I8IA),  tapissée  par  un  utri- 
culc  primordial  dans  lequel  le  noyau  apparait  de  très-bonne 
heure  et  que  l’iode  fait  voir  avant  que  son  opacité  permette  de 
l’apercevoir  à l’œil  nu.  (II.  .Mohl.)  Des  coupes  pratiquées  successi- 
vement sur  des  parties  de  plus  en  plus  âgées,  montrent  que  celte 
paroi  des  cellules  est  d’abor.l  molle  et  assez  épaisse,  cl  la  ligue  de 
conlact  de  celles  qui  se  pressent  l’une  contre  l’autre  n’est  [las  vi- 
sible, quoiqu’on  puisse  les  isoler  et  montrer  que  leurs  enveloppes 
sont  distinctes  les  unes  des  autres,  dés  b ur  origine.  Ces  parois  de- 
viennent plus  minces,  plus  fermes,  mieux  limitées,  à mesure  que 
la  cellule  grandit  ; en  même  temps  chaque  cellule,  de  sphérique 
qu’elle  était,  devient  polyédrique  par  suite  de  la  comi)ressiou 
qu’elles  se  font  éprouver  mutuellement.  l’Ius  tard  apparaissent  des 
granulations  dans  leur  contenu  qui  d’abord  est  très-transparent  e 
homogène. 

C’est  de  la  sorte  que  se  produisent  au  contact  du  système  fibro- 
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vasculaire,  les  bourgeons,  les  racines  adventices'  ou  autres,  ainsi 
que  nous  l’avons  vu  (pages  868  à 869). 

I.a  genèse  des  cellules  dans  les  plantes  en  voie  de  croissance  a lieu 
d’une  manière  analogue  à la  précédente  dans  les  circonstances  que 
voici;  t Au  milieu  d’une  substance  mucilagineuse,  dit  M.  Trécul, 
que  l’on  a appelée  Cambium,  ou  entre  les  cellules  préexistantes  dans 
le  liquide  inucilagineux  ([ui  les  sépare  quelquefois  et  qui  a été 
nommé,  pour  celte  raison,  matière  intercellulaire,  se  développent 
dans  certains  cas  des  utricules  tout  à fait  indépendantes  les  unes 
des  autres,  ou  de  celles  qui  les  environnent,  a (Trécul,  Origine  et 
développement  des  fibres  ligneuses.  Annales  des  sc.  nat.  Paris,  185.Î, 
in-8,  t.  .\1X,  p.  68.) 

811.  La  genèse  ou  formation  libre  des  cellules  est  facile  é suivre, 
ainsi  que  le  montre  Schacht  dans  le  développement  des  premières 
cellules  qui  doivent  constituer  l’albumen  dans  le  sac  embryonnaire 
des  ovules  fécondés  ; par  exemple  chez  les  Onagrariées,  Borraginées, 
Liliacées,  ou  encore  dans  les  Conifères  dans  la  première  année  de 
fructification,  longtemps  avant  la  fécondation.  On  doit  pour  cela 
isoler  le  sac  embryonnaire,  ce  qui  se  fait  facilement,  sous  le  mi- 
croscope simple,  à l’aide  de  l’aiguille,  quand  toutefois  on  s’est  pro- 
curé, au  moyen  de  deux  coupes,  une  lamelle  longitudinale  de  l’o- 
vule suffisamment  épaisse.  Une  coupe  longitudinale,  modérément 
épaisse,  à travers  le  sac  embryonnaire,  conduit  même  parfaitement 
au  but  quand  la  paroi  protoplasmique  de  ce  sac  est  formée  par  un 
liquide  sirupeux.  Dans  cette  paroi  protoplasmique  qui  coule  sou- 
vent au  dehors,  avec  le  jus  des  cellules,  par  la  blessure  faite  au  sac 
embryonnaire,  on  remarque  alors  des  noyaux  libres  et  des  corpus- 
cules brillants  ressemblant  aux  corpuscules  des  noyaux  cellulaires. 
f*n  voiten  outre  des  noyaux  complètement  entourés  de  protoplasma, 
et  d’autres,  qui  sont  logés  ensemble  dans  un  utriculc  transparent 
montrant  seulement  sur  scs  bords  du  protoplasma  granuleux.  Par 
l’emploi  de  l’eau  sucrée,  dans  quelques  cas,  le  contour  de  cet 
utricule  plein  de  suc  cellulaire  se  resserre  tout  ensemble;  dans 
d’autres  cas,  au  contraire,  la  membrane  formant  ce  contour  reste 
en  place,  le  contenu  granuleux  seul  se  retire.  Dans  d’autres  cas  en- 
core, la  membrane  est  si  mince,  qu’elle  se  résout  elle-même  en  quel- 
<|ues  instants  dans  l’eau  du  porte-objet;  alors  il  est  très-bon  de  se 
servir  comme  véhicule  du  suc  cellulaire  du  sac  embryonnaire 
même.  Otto  méthode  sera  praticable  avec  les  gros  ovules  de  quel- 
ques Liliacées  (Frilillaires,  Ornilhogales,  Lis)  parceque  l’eau  ou  tout 
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aiilre  liquide  altérerait  des  productions  si  délicates.  Cela  explique 
pourquoi  la  formation  libre  (genèse)  des  cellules  a été  moins  sûre- 
ment et  moins  complètement  étudiée  jusqu’ici  que  la  division  des 
cellules  dans  les  Algues. 

bans  la  formation  des  cellules,  le  principal  est  d'observer  les 
changements  successifs  de  la  paroi  cellulaire  aux  dépens  du  pro- 
toplasma et  les  modifications  chimiques  qui  s’y  rattachent.  Ainsi 
on  trouve  d’abord  une  membrane  encore  peu  différente  des  der- 
nières couches,  soluble  dans  l’eau.  Celle  qui  suit,  possède  une 
plus  grande  consistance  et  se  comporte  autrement  vis-à-vis  des 
réactifs  chimiques,  et  ainsi  de  suite.  Soluble  au  début  dans  l’acide 
acétique,  plus  tard  elle  ne  l’est  plus.  D’abord  elle  ne  se  colorait 
pas  en  bleu  par  la  dissolution  iodée  du  chlorure  de  zinc,  plus 
tard  elle  ne  prend  plus  que  cette  couleur  ; elle  passe  par  le  rouge 
et  le  violet  au  bleu  de  la  cellulose.  (Schacht,  p.  106.) 

La  genèse  de  cellulesdans  d’autres  cellules  peut  encore  avoir  lieu 
dans  les  conditions  suivantes,  observables  sur  des  coupes  de  diffé- 
rentes parties  des  plantes  en  voie  de  croissance.  Quand  le  nucléus 
sert  à la  multiplication  des  cellules,  c'est  sa  membrane  vésiculaire 
propre  qui  devient  la  membrane  (titulaire,  en  sorte  que  le  nucléus 
vésiculaire  n’est  point  un  centre  d’attraction  pour  le  plasma.  Ainsi 
dans  l'albumen  du  Sparganium  ramosum  en  voie  de  développement, 
on  observe  toutes  les  phases  de  l’évolution  des  nucléus,  depuis 
l’état  de  nucléole  homogène  jusqu’à  celui  de  cellules  parfaites.  Il 
existe  entre  les  cellules  internes  de  cet  albumen,  un  liquide  tenant 
des  granules  en  suspension,  et  parmi  cesgranulesde  très-petites  cel- 
lules munies  d’un  nucléus,  qui  a lui-méme  un  nucléole.  Ces  cellules 
sont  d’abord  si  petites  qu’elles  ressenblent  aux  nucléus  des  cellules 
plus  grandes.  Parmi  ces  jeunes  cellules,  on  en  voit  qui  montrent 
dans  leur  intérieur  deux,  trois,  quatre  petites  cellules  d’inégale 
grandeur  (les  plus  petites  ressemblant  aux  nucléus  des  plus  âgées). 
.M.  Trécul  a compté,  dans  le  même  utricule,  jusqu’à  cinq  généra- 
tions, et  il  a trouvé  des  cellules  mères  on  voie  do  résorption  et 
n’entourant  plus  qu'en  partie  leur  postérité  nucléaire  ou  les  jeunes 
cellules. 

Il  est  nue  autre  sorte  de  vésicules  qui  jouent  un  rôle  non  moins 
important  que  le  nucléus  dans  l’organisation  végétale.  M.  Trécul  les 
appelle  vésicules  fausses  vacuoles,  parce  que  longtemps  elles  furent 
confondues  par  la  plupart  des  anatomistes  avec  les  vacuoles  qui  se 
forment  souvent  dans  le  contenu  des  cellules.  Leur  existence  n’est 
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ordinairement  que  temporaire,  mais  fréquemment  aussi  partie  seu- 
lement de  vésicules  sont  résorbées;  celles  qui  restent  concourent 
i\  la  génération  ntriculairc,  et  seules  ou  presque  seules  l’acconiplis- 
sent  dans  certains  cas.  M.  Trécul  dit  presque  seules,  parce  que 
smivont  le  même  tissu  cellulaire  est  engendré  A la  fois  par  deux 
modes  différents  de  génération  des  ulricnies,  ce  qui  était  tout  à 
fait  inc.onnu  avant  ses  observations.  Ce  mode  de  production  des 
cellules  par  les  l'ésicides  fausses  racuo/es  s’unit,  en  effet, dans  divers 
albumens  et  dans  certains  embryons,  à celui  qui  a lieu  par  les  vési" 
cules  nucléaires,  et  de  plus  ce  dernier  mode  se  combine  quelquefois 
dans  les  mêmes  cellules  à celui  qui  résulte  de  la  division  ou  segmen- 
tation des  cellules. 

,\  ertté  de  la  génération  des  cellules  par  les  vésicules  fausses  va- 
cuoles se  place  un  autre  mode,  qui  est  dû  à la  production  de  vacuoles 
véritables.  Le  voici.  Pendant  l’extension  des  jeunes  cellules,  le  con- 
tenu demi-liquide  (dit  protoplasma  ) qui  les  remplit,  ne  pouvant 
suivre  cette  extension,  reste  en  partie  adhérent  au  pourtour  de  la 
cellule,  et  se  retire  sur  un  ou  plusieurs  points  de  celle-ci.  Il  en  ré- 
sulte souvent  deux  ou  plusieurs  vacuoles  qui  s’étendent  à mesure 
que  la  cellule  grandit  ; elles  sont  séparées  par  des  amas  ou  des 
cloisons  de  protoplasma  plus  ou  moins  épaisses,  qui  produisent  les 
membranes  qui  doivent  diviser  la  cellule  primitive.  Si  la  couche  de 
ce  plasma  partageant  la  cellule  en  deux  parties  est  mince,  une 
seule  membrane  transversale  est  formée. Cette  membrane  se  dédouble 
plus  lard.  Si  la  couche  transversale  de  protoplasma  est  très-épaisse, 
une  membrane  est  produite  à chaiiue  face  de  cette  couche  proto- 
plasmique. Ce  qui  de  ce  dernier  liquide  reste  entre  ces  deux  mem- 
branes de  cellulose  est  peu  à'  peu  résorbé  avec  les  parties  corres- 
pondantes des  membranes  latérales  de  la  cellule  mère,  laissant 
ainsi  en  liberté  les  nouvelles  cellules.  Ces  faits  sont  observables 
dans  le  loliffia  africana,  etc.  (Voy.  Trécul,  Sur  les  formations  re- 
siculaires  dans  les  cellules  végétales,  inylnn.  des  Seiences  nat.  1858.) 

912.  La  reproduction  des  cellules  une  fois  nées,  amenant  leur 
multiplication  par  scission  ou  segmentation,  a lieu  de  la  manière 
suivante.  On  voit  peu  à peu  dans  le  contenu  de  telle  ou  telle  cellule 
apparaître  deux,  ou  rarement  quatre  noyaux,  sous  forme  d’une 
petite  masse  granuleuse  ou  au  contraire  transparente,  i’i  contours 
généralement  limités  d’une  manière  nette,  quoiqu’ils  soient  sou- 
vent trés-pAles,  ou  quelquefois  masqués  par  les  granulations  voi- 
sines. Un  peu  après  l’apparition  de  chaque  noyau,  autour  de  chacun 
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d’piix  s'amasse  «ne  portion  du  contenu  granuleux.  En  même 
teuips,  un  sillon  plus  transparent  que  le  reste  de  la  masse  sépare 
chacune  de  ces  accumulations  granuleuses.  La  formation  de  cet  in- 
tervalle plus  clair  ayant  l'aspect  d'un  sillon  résulte  de  ce  que  les 
granulations  cA)ncentrées  autour  du  noyau  laissent  entre  cliacim 
des  amas  qu'elles  forment  une  porlion  du  liquide  qui  les  tient  en 
suspension,  presque  dépourvue  do  particules  solides. 

C'est  aussi  par  cette  segmenUilion  qu’on  voit  s'individualiser  en 
cellules  la  vésicule  préembrxonnaire  et  le  filet  suspenseur  des  pha- 
nérogames, le  contenu  des  sporanges  des  cryptogames,  de  leurs 
anthéridies,  ainsi  que  des  vésicules  mères  des  grains  de  pollen. 
Au  sillon  apparu  en  même  temps  entre  les  deux  ou  quatre  amas 
granuleux  ci-dessus  succède  une  mince  cloison  de  cellulose  qui  se 
produit  de  toutes  pièces;  d’abord  commune  aux  deux  amas,  elle  est 
adhérente  et  confondue  par  sa  circonférence  avec  la  paroi  de  la 
cellule  mère , dont  l’utriculc  primitif  azoté  s’est  résorbé  à ce 
niveau  en  même  temps  que  se  formait  le  sillon,  résorption  qui  peut 
simuler  un  étranglement  de  cet  utricule.  La  mince  cloison  de 
cellulose  dont  nous  avons  parlé,  qui  remplace  le  sillon  et  s’inter- 
pose entre  les  deux  portions  d’utricules  primordiaux  nouvellement 
produits  {reproduction  par  scission  ou  cloisonnement)  à la  surface 
des  deux  sphères  granuleuses  contiguës,  est  d'abord  simple  et  com- 
mune aux  deux  nouvelles  cellules;  mais  peu  à peu  la  paroi  de  la 
cellule  mère  s’étrangle  au  niveau  de  la  cloison  nouvelle,  de  ma- 
nière à amener  ici  une  formation  de  méats  intercellulaires.  Sou- 
vent le  phénomène  se  borne  là,  et  la  cloison  reste  commune  aux 
deux  cellules  nouvelles.  Alors  elles  ne  peuvent  être  isolées  de 
toutes  parts,  séparées  l'une  de  l'autre;  ou  bien  une  ligne  placée  au 
milieu  de  la  cloison  indique  sa  division  en  deux  feuillets;  dans  ce 
cas,  on  peut  isoler  tout  à fait  chaque  cellule  de  ses  voisines. 

Des  phénomènes  entièrement  semblables  s’observent  aussi  sur 
la  longueur  ou  à l’extrémité  des  cellules  pileuses,  etc.,  de  beau- 
coup de  plantes.  Sur  les  phanérogames  adultes  ou  non,  les  cellules 
ligneuses  qui  amènent  la  formation  des  couches,  des  faisceaux  fi- 
breux, etc.,  sont  également  engendrées  par  des  cellules  qui  se  di- 
visent en  plusieurs  autres. 

Les  cellules  corticales  les  plus  internes  s'étendent  horizontale- 
ment et  se  divisent  par  des  cloisons  verticales,  de  manière  à former 
des  séries  rayonnantes  de  cellules  rectangulaires  {reproduction  mé- 
rismalique  OVL  scission  par  cloisonnement) . Ces  dernières,  d'abord 


Digitized  by  Google 


EXtMEN  DE  I.A  REPRODUCTION  DBS  CELLULES 


xno 

intimement  unies  entre  elles,  s'isolent  peu  à peu,  et  s'allongent 
aloi’s  en  pointe  p.ir  leurs  extrémités. 

A l'aide  du  microscope  on  suit  très-bien  la  division  des  cellules 
en  deux  autres  dans  les  algues  filiforines  à longues  cellules  (Spirn 
gyres.OladopliorésetConfervps).  On  (dtoisira  surtout  avec  avantage, 
d'nprés  Pringsheiin les  rameaux  les  plus  jeunes  des  Cladopliores, 
parce  que  le  pliénoniène  s’y  produit  plus  fréquemment  et  d'une  ma- 
nière plus  régulière  que  dans  les  autres  branches.  Là,  comme  dans 
les  Conferves,  on  ne  voit  pas  de  noyaux  cellulaires;  on  cherchera 
donc,  pour  suivre  la  division,  des  cellules  présentant  dans  le  mi- 
lieu de  leur  longueur  un  certain  étranglement  du  contenu  ver- 
d,àtre.  Quand  on  place  au  foyer  du  microscope  la  surface  de  telles 
cellules,  on  reconnaît,  à l'endroit  indiqué,  une  ligne  transversale 
mince  à double  contour;  elle  manque  au  milieu  de  l'étranglement, 
c'est-à-dire  qu’elle  ne  représente  que  le  commencement  de  la  paroi 
de  séparation  qui  doit  se  former.  Quand  on  prend  soin  d'entretenir 
l'eau  sur  le  verre  et  qu’on  attache  soigneusement  la  préparation 
sur  la  table,  on  peut  observer  de  quart  d’heure  en  quart  d’heure 
les  progrès  de  l’étranglement;  la  paroi  de  séparation  s’avance  peu 
à peu  jusqu’à  séparer  d’une  manière  complète  le  contenu  de  la  cel- 
lule mère  en  deux  moitiés.  Pour  faire  une  étude  aussi  complète 
que  possible  du  phénomène,  on  commence  par  dessiner  de  temps  en 
temps  ce  qu’on  voit,  avec  la  chambre  clpireou  non,  en  ayant  soin  de 
noter  l’époque  précise  où  l’observation  est  faite  ; on  soumet  ensuite 
une  préparation  dans  chacun  de  ces  états  de  division  aux  réactils 
chimiques.  Un  emploiera  particuliérement  pour  cola  les  dissolu- 
tions étendues  de  sucre  ou  de  sel  de  cuisine.  Ces  substances  sépa- 
rent de  la  paroi  cellulaire  la  couche  du  protoplasma  ; alors  la 
cloison  de  séparation,  encore  incomplète,  sera  libre  et  dressée 
comme  une  lame  extrêmement  délicate  au  centre  de  la  cellule. 
Kmploie-t-on,  au  contraire,  de  l’acide  acétique,  il  se  produit  aus- 
sitôt une  contraction  de  la  couche  extérieure  en  môme  temps  qu’une 
dissolution  do  la  jeune  paroi. 

Dans  les  .Spirogyres  on  rencontre  un  phénomène  non  moins  inté- 
ressant. Dans  le  milieu  de  chaque  cellule  se  trouve  un  noyau  en- 
touré d’une  zone  de  proloplasma  contre  laquelle  il  envoie  un  cou- 
rant. Il  se  divise  en  deux  moitiés  qui  s’éloignent  lentement  l'une  de 
l’autre.  Quand  on  ti'ouve  dans  une  cellule  de  Spirogyro  un  noyau 


* Prinpslicim.  Strutfurr  et  farmatifw  drft  cethileê  e^gvlai*'».  Borlin.  1>^54. 


Digilized  by  Google 


EXAMEN  DE  LA  BEPRODUCTION  DES  GELULES. 


891 


qui  semble  se  dédoubler,  on  peut  être  sûr  que  la  division  de  la  cel- 
lule ne  tardera  pas  à arriver. 

Avec  les  jeunes  feuilles  de  Mousses  et  d'Ilépatiques,-  de  même 
avec  les  calices  des  Jungermanes  en  voie  de  développement,  qui  se 
composent  aussi  d’une  seule  couche  de  cellules,  on  peut  encore 
constater  ce  phénomène,  mais  il  serait  difficile  de  suivre  avec  le 
microscope  les  progrès  de  la  division  comme  chez  les  Algues  fiji- 
formes.  Dans  tons  les  points  où  il  se  forme  de  nouvelles  cellules 
végétales,  on  rendra  manifeste  le  procédé  de  division  par  des 
cotipes  longitudinales  et  transversales  ; mais  ici  encore  l’observa- 
tion complète  ne  résultera  que  d'un  ensemble  de  coupes  faites  à 
différentes  époques  de  la  formation. 

On  observe  la  segmentation  dans  la  formation  du  pollen  et 
dans  celle  des  spores  de  crjptogames  supérieurs.  Au  premier  cas 
répondent  les  Malvacées,  Onagrariées,  Liliacées,  le  Gui,  et  la  plu- 
part des  plantes  dont  le  pollen  n’est  pas  trop  petit,  à condition  de 
choisir  dos  boutons  très-jeunes.  En  faisant  des  sections  transversales 
A travers  tout  le  boulon,  on  obtient  d’excellentes  coupes  A travers 
les  anthères,  qui  montrent  souvent  déjà  les  cellules  mères  dans 
différents  étals  de  division  ; on  doit  du  reste  se  servir,  pour  les 
isoler,  do  l’aiguille  et  du  microscope  simple.  (Voy.  Schacht,  pages 
103-10A.) 


CHAPITRE  V 

De  l'emploi  du  microscope  pour  l'étode  des  mouvements  du  contenii 
des  cellnles  végMales. 

9IÔ.  Les  procédés  suivis  dans  l’étude  des  phénomènes  delà  gyra- 
tion des  liquides  dans  les  cellules  des  Cliara  découverts  par  Corli, 
en  177-i,  sont  toujours  ceux  que  Le  Baillif  a fait  connaitre  *.  C’est, 
A peu  de  chose  près,  celui  qu’ont  suivi  Amici,  Dulrochel,  Donné, 
Robert  Brown,  Schullz,  etc. 


‘ Peu  après  Corli,  Kont.ina  vérifia  ses  observations  ; cites  furent  répétées  en- 
suite parTreviranus  (1811611817),  fiozii  (1818)  et  Amici  (1822).  Agardli  publia 
un  travail  élenilu  sur  le  même  sujet,  en  182.5.  (Itultrlin  univrfel  ries  acîenccx ; 
par  Férussac,  Sciences  naturelles.  Paris  1827,  in-8»,  I.  M,  p.  25.7.)  Voyez  aussi 
Itaspail.  Expériences  cliimit/ues  et  physiologiques  sur  les  C.hara  (ibid.  1827,  in-8®, 
I.  XII,  p.  7Ï1  et  surtout  Lebaillit,  Ohserrutions  sur  lu  cirralation  tirs  V.haru  (ibid. 
1827  t.  XII  p.  .721’. 
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BXAÜEN  DE  LA  GYRATION  DANS  LES  ClIARA. 


On  trouve  les  Chara  dans  les  étan^  et  eaux  limpides,  et  dans  les 
portions  tranquilles  de  l'eau  de  divers  lacs.  Les  étangs  do  Villehon, 
de  Moudon  et  do  Ville-d'Avray,  sont  ceux  des  environs  de  Paris  où 
vont  011  chercher  les  naturalistes. 

Les  espèces  qu'on  trouve  ordinairement  en  France  sonl;'l“  le 
Chara  fra(fdis  Desvaux  (Ch.  vulgaris  L.,  hirla  Moyen,  puUhella 
Walh.,  etc.);  2"  Ch.  aspcm  Willd.  (Ch.  hispida  Wahlenb.)  ; 3"  Chara 
vulgaris  VValIroth  [Ch.  fœlida  K.  llraun,  decipiens  Desvaux); 
4“  Chara  hispida  L.  (Ch.  lomcnlnsa  VVilld.,  spiiwsa  Rupr.). 

Pour  emporter  la  plante  recueillie,  on  la  met  dans  un  vase  plein 
d'eau.  On  choisit  ensuite  les  tiges  les  plus  fortes,  qu'on  met  à l'aise 
dans  une  grande  terrine  remplie  de  l'eau  de  l'étang  où  le  Chara 
a été  recueilli.  Il  faut  éviter  de  ployer  les  tiges,  car  les  entre- 
noeuds  froissés  ne  peuvent  servir.  On  peut  couper  quelques  entre- 
nœuds,  et  on  les  suspend  par  un  ill  dans  l'eau,  où  ils  continuent 
ù végéter.  Dans  la  saison  chaude,  ce  végétal  se  décompose  facile- 
ment; au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  il  passe  du  vert  au  jaune 
sale,  et  sa  préparation  devient  quelquefois  très-difficile. 

Le  Chara  ne  peut  être  soumis  au  microscope  qu'aprés  avoir  suhi 
certaines  préparations.  Il  faut  choisir  un  entre-nœud  bien  vert  et 
ferme,  et  couper  les  verticilles  en  leur  laissant  environ  13  à 20  mil- 
limètres de  longueur.  On  élague  tous  les  petits  jets  et  l'on  place 
la  tige  principale  dans  une  petite  cuve  de  verre  pleine  d'eau,  pla- 
cée au  foyer  sous  un  grossissement  de  50  à 150  diamètres. 

On  enlève  p.ir  lanières,  la  pellicule  superficielle  incrustée  avec 
la  plus  grande  précaution,  car  la  moindre  blessure  faite  an  tube 
intérieur  arrêterait  la  circulation  à l'instant  même.  Lorsqu'on  est 
parvenu  à décortiquer  ce  tube,  il  faut  le  racler  légèrement  en  lui 
imprimant  un  mouvement  de  rotation  sur  lui-même.  Celte  oi)éra- 
lion  est  indispensable  pour  débarrasser  le  tube  d'une  couche  de 
carbonate  de  chaux  qui  le  recouvre;  on  doit  la  pratiquer  avec  un 
canif  A fil  couché,  qu'on  dirige  de  gauche  A droite,  sans  jamais 
racler  en  sons  contraire. 

Le  mérithalle  sera  parfaitement  dénudé  quand  on  n'apercevra  plus 
aucun  corps  étranger  avec  la  loupe.  Le  microscope  fait  alors  dis- 
tinguer des  lignes  parallèles  formées  par  des  globules  verts  régu- 
lièrement espacés,  ainsi  qu'une  ligne  où  ces  globules  manquent 
constamment,  et  qne  Le  llaillif  nommait  la  voie  lactée  et  Agardh  la 
ligne  on  raie  indifférente. 

On  peut  conserver  cette  préparation  sous  l’eau,  mais  au  bout  do 
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cinq  à six  jours  la  surface  du  lube  se  recouvrira  de  nouveau  de 
cristaux  de  carbonate  calcaire,  qu’on  pourra  enlever  encore,  mais 
avec  beaucoup  plus  de  soin  que  la  première  fois.  On  place  le 
mèrilballe  décortiqué  dans  une  petite  cuve  ou  auge  à fond  de  verre 
pleine  d’eau  et  recouverte  d’une  lame  mince.  Les  variations  de  la 
température,  la  décortication  déjà  ancienne,  et  même  des  ligatures 
prali(|iiées  sur  le  tube,  n’ont  aucune  influence  sur  la  circulation. 

Si  l’on  examine  l'un  des  courants,  à droite  ou  à gauche  de  la 
ligne  médiane,  on  verra  qu’il  suit  toujours  la  même  direction; 
mais  si  l’on  place  cettÆ  ligne  de  manière  qu’elle  occupe  exactement 
le  milieu  du  champ  du  microscope,  on  verra  les  molécules  entraî- 
nées dans  un  double  courant  de  droite  à gauche  et  de  gauche  à 
droite.  Au  moyen  d’une  montre  à secondes  ou  d'un  pendule,  on 
peut  calculer  le  temps  qu’un  globule  met  à traverser  le  champ. 

En  prolongeant  l’observation,  il  sera  facile  de  s’assurer  que  les 
granules  flottants  peuvent  passer  d’un  courant  dans  l’autre,  et  ce 
fait  est  important,  car  il  prouve  d'une  manière  évidente  qu’il 
n’existe  pas  de  diaphragme  sur  la  ligne  médiane.  Si  l’on  trempe 
peiulalit  un  instant  l’une  des  extrémités  du  lube  dans  de  l’eau  légè- 
rement acidulée  la  gyration  cesse  au  bout  de  quelques  minutes. 

I>a  circulation  ordinaire  persiste  pendant  plusicui'ÿ  jours  et  no  se 
raicntil  pas  pendant  la  nuit.  Si  l’on  veut  suivre  la  marche  des  gra- 
nules, il  faut,  suivant  la  méthode  de  Corti,  choisir  un  petit  rejeton 
tenant  encore  a nn  des  verticilles  et  dont  la  surface  est  peu  chargée 
do  carbonate  calcaire,  qui  probablement  ne  s'amasse  que  sur  la 
plante  adulte.  En  observant  ce  petit  rejeton  vers  son  extrémité 
transparente,  on  reconnaîtra  le  mouvement  gj’ratoire,  et  si  l’on 
suit  deux  ou  trois  granules  dans  leur  course,  on  les  verra  se  con- 
tourner à l’extrémité  du  rejeton  et  revenir  dans  le  sens  opposé. 

On  rencontre  quelquefois  dans  un  mèrilballe  des  sphères  ou  globes 
en  assez  grand  nombre,  qui  se  meuvent  les  uns  par-dessus  les  au- 
tres, se  dépriment,  prennent  une  forme  ovoïde,  etc.,  selon  la  na- 
ture des  pressions  qu’ils  éprouvent,  et  crèvent  quelquefois  en  mê- 
lant leur  contenu  au  fluide  circulatoire  ; plus  lard,  on  voit  de  petits 
globes  se  reformer  cl  voyager  dans  le  liquide.  Avec  nn  bon  éclai- 
rage, on  distingue  nettement  l’épaisseur  de  la  tunique  de  ces  sphè- 
res, ainsi  que  les  granules  qu’elles  renferment. 

Os  dei'iiiers  sont  diaphanes,  de  formes  très-variées,  et  sujets  à 
des  transpositions  produites  par  la  compression  et  le  inouveinciit 
imprimé  aux  sphères. 
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Si  l’on  suspend  un  tube  de  Chara  dans  i’eau  par  une  de  ses  ex- 
tréinilùs,  les  sphères  tombent  à la  partie  inférieure,  et  elles  suivent 
encore  la  même  direction  lorsqu'on  retourne  le  tube.  On  peut  exa- 
miner le  phénomène  avec  une  loupe  ordinaire.  Quand  on  veut  ob- 
server isolément  les  sphères,  il  faut  couper  l’enlre-nœud  qui  les 
contient  et  exprimer  le  fluide  sur  une  lame  de  verre  ; alors  les  sphè- 
res se  montrent  comme  autant  de  gouttes  parfaitement  distinctes. 

l’our  étudier  la  circulation  sur  de  jeunes  pousses  de  Chara,  on 
en  renferme  une  dans  une  cellule  (p.  235)  sur  un  porte-objet  et 
remplie  d’eau.  La  lamelle  supérieure  est  percée  sur  le  côté  d’une 
petite  ouverture.  Le  Chara  continue  à végéter  jusqu’à  ce  qu’il  rem- 
plisse toute  la  cavité.  L’ouverture  de  la  plaque  supérieure  permet 
de  renouveler  le  liquide  à mesure  qu’il  s’évapore.  On  pose  sur  ce 
petit  trou  un  fragment  de  verre  mince  qui  le  ferme  exactement 
et  retarde  révaporation.  (Holland.) 

!)li.  D’après  Scliultz,  on  observe  la  circulation  de  la  sève 
dans  plusieurs  végétaux,  entre  autres  dans  les  stipules  du  Ficus 
elastica,  en  rendant  ces  stipules  transparentes,  en  enlevant  la  cou- 
che superficielle  qui  laisse  à nu  une  partie  blanche,  fibreuse,  trans- 
parente, dans  laquelle  on  voit  alors  la  circulation  de  la  sève.  La 
feuille  de  la  Cheliduine  présente  le  même  pliénoméne  sans  exiger 
autant  de  préparation  ; il  suffit  de  la  placer  sur  le  porte-objet  et 
de  l’observer  au  soleil,  mais  on  ne  réussit  pas  toujours. 

Le  Baillif  observa  également  cette  cyclose  dans  le  figuier 
commun,  l’our  ces  expériences,  il  faut  toujours  employer  des  végé- 
taux non  fanés.  Scliultz  a donné  à le  Baillif  une  liste  des  plantes 
dans  lesquelles  il  a observé  le  plus  facilement  la  marche  de  la  sève. 
Ce  sont  les  : Cbélidoine  (foliole  du  calice).  Salsifis  (feuille).  Pissenlit 
(feuille),  Alisma  plaiitago  (plantain  d’ean).  Ficus  elastica  (stipules). 
Figuier  ordinaire.  Platane,  Stipules  d’érable.  Mûrier  blanc,  Aloès 
(tige  et  étamines),  Angélique,  Impératoire"  et  presque  toutes  les 
Ombelliféres  qui  ont  des  sucs  colorés,  Bryoïie  blanche.  Euphorbe 
(moelle),  Asclépiade,  Arroebe,  Laitue  ordinaire,  Chiendent,  Trago- 
pogondes  prés  et  presque  toutes  les  Chicoracées.  (Van  lleurck,  dans 
A.  Chevalier,  loc.  cil.,  p.  468,  etc.) 

La  Hotalion  ou  circulation  intra-cellulaire  se  voit  dans  les 
poils  des  Œnothera,  Clarkia,  Tradescaiitia,  mais  surtout  dans  les 
Nitella.  On  met  un  morceau  de  Nitella  dans  une  cuvette  de  verre 
ou  dans  un  verre  de  montre,  de  telle  façon  que  le  fragment  de 
plante  présente  quelques  cellules  entières  et  soit  légèrement  rc- 
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couvert  d'eau.  En  examinant  alors  avec  un  grossissement  de  oO  à 
100  diamètres,  on  verra  un  courant  ascendant  sur  l’une  des  parois 
de  la  cellule  et  descendant  de  l’autre  {cijclose). 

915.  I,a  lame  plane,  formée  d’une  seule  couche  de  cellules,  dé- 
pourvue d’épiderme,  qui  constitue  les  feuilles  des  mousses,  permet 
de  coiistaler,  sur  les  mêmes  cellules  (Famitzin)  que,  pendant  lejour, 
les  grains  de  chlorophylle  sont  disséminés  sur  les  faces  correspon- 
dant à la  superficie  de  la  feuille  qu'on  peut  appeler  les  faces  suiterfi- 
cielles;  que  la  nuit,  au  contraire,  ces  grains  sont  réunis  sur  les  parois 
latérales,  les  faces  superficielles  en  étant  dépourvues.  Ce  change- 
ment de  position  s'opère  assez  rapidement,  soit  à la  lumière  solaire, 
soit  à la  lumière  d'une  lampe.  Les  rayotis  bleus  ont  la  même  action 
i|ue  la  lumière  blanche,  et,  au  contraire,  sous  l'inlluence  des 
rayons  jaunes,  ainsi  que  Bœhm  l’a  observé  pour  les  rayons  rouges 
les  grains  de  chlorophylle  occupent  leur  position  nocturne. 

Les  observations  publiées  en  1869  par  Rorodiiie  étendraient 
l'existence  de  ces  phénomènes  à diverses  plantes  phanérogames 
sur  lesquelles  les  observations  ont  pu  être  faites  avec  la  même  pré- 
cision que  sur  la  Mousse  étudiée  par  Famitzin.  Les  résultats  sont 
les  mêmes  quant  à l'influence  de  l’obscurité  ou  de  la  lumière  sur 
la  position  des  grains  de  chlorophylle.  Ce  n’est  que  dans  les  cellules 
où  les  grains  de  chlorophylle  sont  écartés  les  uns  des  autres  qu’on 
peut  espérer  observer  ces  phénomènes,  toutes  les  plantes  à colora- 
tion verte  intense  et  à grains  de  chlorophylle  contigus  ne  parais- 
sant pas  pouvoir  y donner  lieu.  Famitzin,  comme  Bœhm  (1857), 
pense,  sans  l’établir  d’une  manière  positive,  que  les  grains  de  chlo- 
rophylle se  meuvent  par  eux-mêmes,  rampent  sur  la  paroi  de  la 
cellule  et  se  répandent  sur  la  partie  la  plus  éclairée,  comme  cer- 
tains animaux  infusoires  et  les  Zoosporcs  se  dirigent  vers  la  lumière. 
Les  observations  de  MM.  Roze  et  Prilleux,  en  montrant  que,  dans 
ces  Mousses,  les  grainê  de  c'hlorophylle  sont  unis  entre  eux  par  des 
filets  très-ténus  de  protoplasma,  peuvent  faire  penser  que  cæs  filets 
sont  la  cause  des  changements  de  position  des  grains  de  chloro- 
phylle; mais  il  ne  faudrait  pas  confondre  ces  changements  de  posi- 
tion de  certains  éléments  constitutifs  de  la  cellule,  sous  1 influence 
du  passage  de  l’obscurité  à la  lumière  ou  de  la  lumière  à l’obscu- 
rité, suivis  de  l’immobilité  de  ses  parties,  tant  que  les  conditions 
physiques  extérieures  ne  changent  pas,  avec  les  mouvements  de  cir- 
culation intra-cellulaires  continus,  ayant  lieu  la  nuit  et  le  jour,  sans 
que  la  lumière  paraisse  avoir  d’influence  marquée  sur  eux.  Dans 
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ces  mouvements  comme  ceux  qui  se  préscnlenl  dans  les  tubes  des 
Chara,  dans  les  cellules  du  Vallisneria  et  du  Nuyas,  dans  les  cellules 
des  poils  corollins,  etc.,  des  ;;rains  de  chlorophylle  peuvent  être 
entraînés  par  le  courant  général  du  suc  cellulaire,  ou  dans  les  tra- 
jets particuliers  du  protoplasma,  mais  ils  n'occupent  pas  de  posi- 
tion fixe  diurne  et  nocturne. 


CHAPITRE  VI 


Oe  remploi  du  microscope  dans  l’étode  des  Cryptogames  ▼ascnlaires, 
des  moassea  et  des  bépatiqoes. 


91  fi.  L’élude  de  la  structure  des  souches,  des  pédoncules  ou  pé- 
tioles, des  organes  foliacés,  se  fait  sur  des  coupes  qu’on  exécute  de 
la  même  manière  que  celles  des  organes  correspondants  des  plantes 
phanérogames. 

On  fera  en  sorte  que  ces  coupes  portent  sur  les  sores  et  autres 
organes  renfermant  les  spores  des  fougères,  sur  les  fruits  capsu- 
laires des  équisélacées.  Les  spores  de  ces  organes  arrivés  à maturité 
s’étudient  en  suivant  les  procédés  indiqués  plus  haut  d’une  manière 
générale  (p.  831)  et  pour  les  grains  de  pollen 
en  particulier. 

Sur  les  Marchantia,  les  Lycopodiutn,  Marsi- 
lea,  Pitularia,  Salvinia  et  Isoëles,  le  contenu 
des  spores  se  segmente  à l’intérieur  de  celles- 
ci,  de  telle  sorte  que  le  prolhallium  se  déve- 
loppe jusqu’à  un  certain  degré  dans  l'intérieur 
de  la  spore,  où  il  forme  un  tissu  parenchy- 
mateux qui  sort  de  celle-ci  par  rupture  de  sa 
tunique  extérieure  ou  épispore  (flg.  76). 

On  appelle  jn-oembryon , prolhallium  ou 
pseudocotylédon,  l’expansion  foliacée,  oblon- 
gue,  spalulée,  etc.,  qui  résulte  de  la  première 
génération  de  cellules  à laquelle  donne  lieu 
la  germination  des  spores  de  la  plupart  des 
acotylèdones  acrogénes  (Fougères,  Mousses, 
Hépatiques,  Kqiiisétacécs , Lycopodiacées,  Ithizocarpées.) 

On  peut  suivre  lu  germination  des  Fougères,  etc.,  en  les  semant 


’ Procmbryoïi  (;ir)  d'un  .Uplcnium.  ».  S|M)rc  Kfrméc.  r.  Kilamont  de  nivrt’lium  pro- 
duit du  c6tû  0|>]>osé  à celui  où  s'est  formé  le  proembryon.  (Hormoister.) 
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sur  de  la  tourbe  humide  que  l’on  met  dans  un  plat  recouvert  d’une 
lame  de  verre.  Si  l’on  a besoin  de  maintenir  ces  spores  dans  un 
lieu  ombragé  et  frais,  on  les  voit  germer  ordinairement  au  bout  de 
trois  ou  quatre  semaines  ; l’apparition  d’une  légère  couche  ver- 
dâtre sur  la  tourbe  est  le  premier  indice  de  leur  germination.  La 
meilleure  manière  de  faire  cette  expérience  consiste  à répandre 
sur  la  tourbe  quelques  morceaux  de  fronde  fraîche  ortant  des 
fruits;  en  semant  des  spores  desséchés,  on  s’exposerait  à ne  pas 
avoir  de  germination.  En  enlevant  avec  soin  un  petit  morceau  de 
la  couche  verte,  et  le  lavant  avec  de  l’eau  sur  le  porte-objet,  on 
peut  étudier  très-facilement  les  premiers  degrés  de  la  germination 
et  constater  la  formation  des  Anlhéridie»  (voy.  p.  860)  sur  les  pro- 
embryons très-jeunes.  L’anthéridie  est  l’organe  mâle  de  tous  les 
cryptogames,  moins  les  algues  les  plus  simples,  les  champignons 
élevés  et  les  lichens.  Tantôt  il  se  développe  sur  la  plante  adulte 
(algues,  rhizocarpées,  etc.),  tantôt  sur  le  prothallium  ou  proem- 
bryon (hépatiques,  mousses,  fougères,  équisétacées,  etc.),  qui,  pro- 
venant de  la  germination  des  spores,  donne  naissance  ensuite  aux 
Archégones  (fig.  277),  d’où  naîtront  après  la  fécondation  les  individus 
qui  doivent  porter  les  spores.  L’anthéridie  précède  l'apparition  des 
archégones,  et  c’est  dans  sa  cavité,  aux  dépens  de  son  contenu,  que 
naissent  des  cellules  dont  chacune  produit  un  spermatozoïde  des 
cryptogrames  ; ceux-ci,  devenus  libres  par  rupture  ou  liquéfaction 
de  la  cellule,  s’échappent  par  rupture  de  V Anthéridie.  Cet  organe 
est  généralement  ovoïde  ou  sphérique,  à paroi  transparente  et  ho- 
mogène. Quelquefois,  comme  dans  quelques  algues,  il  est  repré- 
senté par  certaines  cellules  du  parenchyme,  sans  changement  de  la 
forme  ordinaire.  Son  volume  et  sa  situation  varient  selon  les  ordres 
des  plantes;  il  peut  ou  non  être  protégé  d’une  enveloppe  de  tissu 
cellulaire  ou  de  filaments  paraphysaircs  dans  les  algues.  Lorsque 
le  proembryon,  a pris  quelque  développement,  on  aperçoit  des 
anlhéridies  (fig.  278)  nombreuses,  non  pédiculées,  puis  des  sortes 
de  bourrelets  qui  portent  à leur  partie  inférieure  les  organes  fe- 
melles (Archégones)  ; ces  dei'niers  organes  ressemblent  assez  bien 
au  pistil  des  mousses,  mais  ils  sont  plus  courts  (fig.  277).  En  fai- 
sant des  coupes  longitudinales,  â main  libre,  ou  entre  la  moelle  de 
sureau,  au  travers  du  proembrjon,  on  acquiert  des  notions  précises 
sur  le  développement  de  cet  organe.  Les  anthéridics,  lorsqu’elles 
sont  mûres,  éclatent  souvent  dans  l'eau  du  porte-objet,  et  laissent 
échapper  un  à un  leurs  spermatozoïdes;  ceux-ci  présentent  une 
C.  Roux.  — Microscope.  57 
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slruclure  particulière  et  cntrainenl  souvent  après  eux  la  cellu  le  dans 
laquelle  ils  sont  nés.  Pour  les  voir  ncUeinciit,  il  est  bon  de  les  tuer, 
en  versant  une  goutte  d'une  dissolution  faible  d’iode.  Par  la  dessic- 
cation, ils  perdent  leur  forme  primitive;  cependant  leurs  cils  sont 
alors  plus  visibles  que  jamais. 

!M7.  Quant  au  développement  du  germe  dans  l'archégone  fruc- 


«/•'  nr 


Fig.  Î-S 


tifié,  on  peut  le  suivre  au  moyen  de  coupes  longitudinales  et  trans- 
versales. Le  cône  de  végétation  de  l’axe  du  germe  ne  s'élève  pas; 
il  produit,  au  contraire,  en  avant,  une  feuille  que  suit  bientôt  après 
une  racine  ; avec  la  deuxième  feuille  apparaît  la  seconde  racine,  et 
ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  plus  Lard  le  proembryon  se  desséche 
et  rende  la  jeune  plante  indépendante.  (Schacht,  p.  I8.'î-I89.) 

918.  Les  organes  mâles  (Anthéridies)  des  mousses  et  des  hépati- 
ques sont  des  corps  tantôt  globuleux,  tantôt  cylindriques,  portés  sur 
un  pied  plus  ou  moins  long;  ils  sont  formés  le  plus  souvent  par  une 
seule  couche  de  cellules  qui  développent  dans  leur  intérieur  un 
très-grand  nombre  d’autres  cellules  très-petites  et  globuleuses; 
puis,  l’anthéridie  se  rompant  à sa  pointe,  celles-ci  sont  lancées  au 
dehors,  et  chacune  émet  un  spermatozoïde  que  l’on  voit  se  débattre 
avec  agitation  dans  l'eau  du  porte-objet.  Quant  â la  vésicule  ger- 
minative qui  a été  fécondée,  elle  donne  naissance  à un  fruit  pédon- 
c.ulé,  sa  partie  inférieure  s’allongeant  en  forme  de  tige  ; puis,  le 
col  du  pistil  se  dessèche,  tandis  que  sa  base  s'accroît  de  manière  à 


• PlerÎÂ  tfrrn!at<t.  — Portion  de  In  coupe  transversale  incnt'‘e  à trarers  la  portion  an- 
térieure et  médiane  d'un  prolballium  ou  prolonr-ma  passant  par  deux  nrcht^iionas,  ar. 
or',  ce  dernier  déjà  ouvert  au  sommet,  a.  Olhtie  hasilaiir  qui  va  être  fécondée,  a. 
t>llulequi  ^e^a  bientôt  résorbée.  (îOd/1-  D'.ipn*s  Horineislor.) 

P/rnJ  Bfirrulatn.  fi,  une  .-ïntheridte  cou|M'‘e  ; a,  sa  paroi  d'une  seule  couche  de 
cellules.  a\  masse  de»  cellules  mères  d'anthéi'ozolücs.  CîOO/l).  b.  Un  anthéroxulde 
ou  spermatozoïde  libre.  (900/1.  D'après  Hofmeisler.) 


Digitized  by  Googl( 


BTUDE  DE  LA  GERMINATION  DES  MOUSSES.  X9» 

former  une  enveloppe  protectrice  pour  le  jeune  fruit,  une  sorte  de 
coiffe.  Dans  les  hépathiqucs,  cette  coiffe  n’est  déchirée  qu’à  l'épo- 
que de  la  maturité  du  fruit,  par  suite  de  l’allongement  suhit  de  la 
tige  de  ce  fruit  ; dans  les  mousses  à feuilles,  au  contraire,  elle  se 
détruit  de  bonne  heure  et  est  emportée,  comme  une  sorte  de  coiffe 
par  le  fruit,  dont  la  tige  s’est  allongée  progressivement,  ce  (|ui  est 
très-visible  dans  le  Polythricum. 

919.  Dans  les  mousses  à feuilles,  on  doit  commencer  par  observer 
la  disposition  des  cellules  à spores,  qui  sont  rangées  circulairement 
autour  d’une  colonne  parenchymateuse  centrale  (columelle),  et  le 
mode  de  formation  de  la  paroi  de  la  capsule,  paroi  dont  l’épiderme 
contient  des  stomates.  (Dans  les  Hépatiques,  l'Anthoceros  présente 
aussi  une  columelle  et  des  stomates  sur  répiderme.)  C'est  d’après 
la  forme  de  la  capsule  et  de  son  couvercle,  et  d’après  l’absence  ou 
la  présence  d’une  colerette  que  l’on  peut  distinguer  les  espèces  ; 
celte  colerette  tantôt  simple,  tantôt  double  se  compose  de  cellules 
en  forme  de  dents  qui  se  dressent  à l'ouverture  de  la  capsule.  Des 
coupes  longitudinales  et  transversales,  faites  soit  à main  libre,  suit 
entre  la  moelle  de  su- 
reau, à différentes  pé- 
riodes du  développe- 
ment de  la  plante,  per- 
mettent de  se  rendre 
compte  de  toutes  les 
particularités  anatomi- 
ques dufruit.fSchacht, 
p.  185.) 

On  peut  suivre  la 
germination  des  mousses  (lig,  279)  à fouilles  et  des  hépati- 
ques en  les  semant  sur  le  sahle  mouillé,  recouvert  d'une  clo- 
che, dans  un  lieu  modérément  chaud  et  convenablement  om- 
bragé. Dans  les  mousses,  il  sort  de  la  spore  un  fil  cellulaire, 
tubuleux  (mycélium),  et  sur  ce  fil  naissent  çâ  et  là  des  bourgeons 
qui  constituent  de  jeunes  liges.  Dans  les  Sphayiium , ce  pro- 
embryon est  aplati;  dans  les  Hépatiques,  il  prend  diflércntes  formes 
plus  ou  moins  irrégulières.  Dans  le  Ulasia,  on  voit  se  développer 
sur  ce  proembryon  des  organes  dont  la  significalion  n’est  pas  connue. 


Fig.  ï-9  •. 


' Germinaliun  d'une  mouffe  (Fiinaria  hygromelrica  Hedw.).  # Spore  dont  la  seg- 
mentation successive  a donné  lieu  à la  formation  d'un  prolhallium  Olamentoux  (pr).  a. 
La  jeune  plante  naissant  sur  le  prolhallium.  r.  Mycélium  radiculaire.  (D'après  Schiniper.) 
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On  essayera  l’action  de  l’acide  sulfurique  concentré  sur  tes 
spores,  et  on  peut  y faire  des  coupes  transversales  minces  par  le 
procédé  qui  a été  indiqué  à la  page  831.  (Schaclit,  p.  186.) 

Dans  les  Marchanlia,  en  comprimant  latéralement  les  scutelles 
mâles,  on  peut  se  procurer  des  spermatozoïdes  mobiles  avec  la 
plus  grande  facilité  : il  en  jaillit  un  liquide  ressemblant  à du  lait, 
dans  lequel  les  spermatozoïdes  se  trouvent  par  milliers.  Si  on  laisse 
cette  substance  se  dessécher  lentement,  sur  le  verre  du  microscope, 
à l’abri  de  la  poussière,  on  reconnaît  très-aisément  la  présence  du 
Tilaments  très-déliés  qui  d'ailleurs  peuvent  très-bien  se  conserver. 
En  laissant  ainsi  le  liquide  se  dessécher  peu  à peu,  on  verra  que, 
parmi  les  spermatozoïdes,  les  uns  s’allongent  (Pellia)  tandis  que 
les  autres  s’enroulent,  et,  au  point  le  plus  épais  de  leur  corps,  on 
reconnaîtra  la  présence  tantôt  de  deux  cils,  tantôt  d’un  seul.  La  dis- 
solution d’iode,  l’alcool,  et  tous  les  autres  réactifs  qui  agissent 
sur  les  matières  albuminoïdes,  arrêtent  immédiatement  le  mou- 
vement des  spermatozoïdes;  au  contraire,  ils  résistent  à une 
dissolution  d’acide  prussique  ou  de  strychnine.  Dans  toutes  les 
mousses  à fronde,  dont  les  organes  mâles  sont  à l’extrémité  de  pe- 
tits pédoncules,  on  peut,  en  pressant  ces  organes  avec  les  doigts  se 
procurer  une  grande  quantité  de  spermatozoïdes.  (Scbacht.p.  18b.) 


CHAPITRE  Vil 


Snaploi  du  microscope  dans  l'étade  des  Champi^aons. 


ABT.  I.  — BXAMEN  DB  LA  STRÜCTDKK  DES  CHAMPIGNONS  EN  GÉNÉRAI.. 

92U.  Le  système  végétatif  des  champignons  est  uniquement  repré- 
senté par  des  fdaments  d’abord  simples,  puis  ramifiés,  dont  chacun 
est  composé  par  une  seule  cellule  allongée,  ou  rarement  par  plu- 
sieurs cellules  placées  bout  à bout,  alors  les  filaments  sont  cloison- 
nés. C’est  ce  qu’on  appelle  le  Mycélium.  Les  espèces  de  champignons 
uni-cellulaires,  si  on  les  regarde  comme  des  espèces  distinctes, 
telles  que  divers  Torulacès,  manquent  de  mycélium. 

Le  mycélium  peut  présenter  différents  aspects  selon  les  disposi- 
tions prises  par  les  cellules  filamenteuses  qui  le  forment. 

Les  champignons  qu’on  trouve  sur  les  animaux  vivants  ne  présen- 
tent que  le  mycélium  nématoïde  ou  filamenteux,  et  le  mycélium 
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membraneux  (j4c/ionon).  Le  premier  est  formé  seulement  de  fila- 
ments lAchement  entre-croisés.  C'est  le  plus  fréquent  de  tous.  Le 
second  diffère  du  précédent  par  ce  fait  que  les  filaments  sont  plus 
rapprochés  et  plus  confondus, et  forment  ainsi  une  sorte  de  membrane 
plus  ou  moins  épaisse.  Le  blanc  de  champignon  des  jardiniers  est 
un  mycélium  de  cette  sorte,  n’ayant  pas  encore  produit  le  stipe,  etc. 

Les  filaments  qui  composent  le  mycélium  d'une  même  espèce 
peuvent  présenter  des  aspects  divers  selon  les  conditions  d'humidité, 
de  sécheresse,  ou  de  lumière,  dans  lesquelles  ils  se  sont  développés. 
Souvent  on  les  a pris  pour  des  espèces  différentes  de  moisissures; 
mais  il  faut  savoir  qu’en  raison  de  ces  variations  sous  de  faibles  in- 
fluences et  de  la  grande  ressemblance  des  mycéliums  appartenantà 
des  types  très-différents,  on  ne  petit  pas  se  baser  sur  son  examen 
seul  pour  établir  et  distinguer  des  espèces.  11  faut,  de  toute  néces- 
sité, pour  cela,  faire  l'examen  des  organes  de  la  reproduction  et 
ne  pas  oublier  que  c’est  à l’état  de  mycélium  plus  souvent  qu’à  la 
période  de  reproduction  qu’on  trouve  la  plupart  des  Champignons 
microscopiques  , ceux  qui  sont  parasites  surtout.  On  en  trouve 
souvent  des  fragments  parmi  les  corpuscules  des  poussières. 

Le  mycélium  se  prépare  par  simple  étalement  des  légères  pla- 
ques filamenteuses  qu'il  forme.  11  faut  placer  la  goutte  d’eau  qui 
doit  le  recevoir  sur  le  porte-objet  avant  de  les  mettre  dans  ce  li- 
quide. il  faut  l’étudier  sous  un  grossissement  qui  varie  de  500  à 
.500  diamètres. 

021 . Sgstème  reproducteur.  — 11  se  compose  de  plusieurs  parties 
essentielles.  Ce  sont  : l"les  spores  ; 2°  le  re'ceptacle  avec  ou  sans  pédi- 
cule, et  ses  annexes;  5°  des  s/wranjes  ou  thèques,  contenus  ou  non 
dans  un  conceptacle  accompagnés  ou  non  de  cyslides,  basides,  cli- 
nodes.  Plusieurs  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  des  Algues  ont 
donné  le  nom  de  conceptacle  à l’organe  (Sporange)  qui  renferme  les 
spores  de  ces  plantes. 

1“  Les  «pores  (sporidies,  sporules,  etc.)  sont  les  corps  reproduc- 
teurs femelles  essentiels  des  champignons.  (V.  p.  858-859.) 

Les  spores  sont  généralement  très-nombreuses  sur  chaque  indi- 
vidu, suitout  chez  les  Champignons,  pouvant  être  comptées  au 
nombre  de  deux,  quatre,  huit,  etc.  chez  les  Algues,  etc.  Elles  sont 
très-souvent  trop  abondantes  dans  les  Champignons  pour  qu’on 
puisse  en  déterminer  la  quantité,  lore  même  qu'on  en  peut  compter 
une  seule  série  ou  plusieurs  séries  disposées  en  chapelet,  etc. 

Les  spores  sont  situées  directement  sur  les  réceptacles,  soit  nues. 
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soit  par  l’intennédiaire  des  basides  et  clinodes,  ou  renfermées  dans 
l'organe  particulier  appelé  gporamie  ou  thèquc,  qui  est  lui-même 
contenu  parfois  dans  un  concqylacle. 

Les  spores  sont  des  corpuscules  toujours  cxirêmeraent  petits 
(fig.  280).  Leurs  dimensions  varient,  suivant  les  espèces,  entre  qua- 
tre à cinq  niillièines  de  niilliniètre  et  quelques  centièmes.  Ce  petit 
volume  rend  compte  de  l’introduction  des  spores  dans  toutes  les 
cavités  naturelles  des  animaux  *,  dans  des  plis  de  la  peau,  dans  les 


ssn  •. 


fissures  de  l’écorce  des  plantes  ; partout,  en  un  mot,  où  peut  péné. 
|i'cr  la  poussière.  On  les  voit,  souvent  en  grand  nombre  dans  les 
préparations  faites  comme  il  vient  d’étre  dit.  Elles  sont  souvent  trop 
petites  pour  que  des  coupes  puissent  en  être  faites. 

La  forme  des  spores  est  généralement  ovoïdale  ou  sphérique.  Elle 


' Cil.  Bobin,  IliiU.  luU.  det  végrtaujr  jtnrasUrs.  Paris,  1855,  p.  201.  ü.  A. 
l*ouchet  en  u ü tuivé  avec  d’autres  particules  de  In  poussière  jusfjue  dans  les 
cavités  aériennes  dos  os  des  oiseaux  (1859-1804). 

* Fragments  de  pellicule  du  muguet  au  troisième  jour  à 300  diamètres,  entremêlés 
lie  cellules  d'épithélium  iiiibriquées,  couvertes  de  spores  rondes  ou  uvales  et  de  lobes 
du  cliampiguun  tlil  Oïdium  albivan»  — a.  < itlUilcs  d'épithélium,  b,  b.  Spores  isolées  ou 
réunies  bout  à bout.  Files  ont  de  O.OtU  A 0,UO.>  de  ditimélie.  d.  Filaments  cylindriques 
luliiiletix,  cliiisonnés.  ayant  U.iuii  de  large.  MirO.ObUâ  U.Û'O  de  long.  c.  Umi  exliéimlé 
rctillée.  g.  itenllemeiits  ovoides.  h.  Spores  spi>sées  bout  à Unit.  i.  Cellule  ovofde  ter- 
minale. 
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peut  être  triangulaire  à angles  arrondis  normalement  ; dans  quel- 
ques espèces  certaines  spores  prennent  accidentellement  celte  forme 
ou  d’autres  irrégulières. Beaucoup  ont  leurs  spores  ovoïdes  allongées 
ou  fusiformes.  La  consistance  des  spores  contenues  dans  des  spo- 
ranges est  beaucoup  moindre  qu’à  l’étal  libre;  celles-ci  sont  souvent 
élastiques  et  flexibles  lorsqu’elles  sont  allongées.  Leur  densité  est 
moindre  que  celles  de  l’eau,  et  elles  montent  souvent  à la  sur- 
face du  liquide  de  la  préparation  ; comme  elles  sont  très-petites» 
il  en  résulte  aussi  qu’elles  sont  transportées  mécaniquement  d’un 
lieu  à un  autre  avec  la  plus  grande  facilité. 

Souvent  elles  sont  grises,  brunes,  jaunâtres,  ou  presque  incolo- 
res, si  on  les  observe  à la  lumière  transmise.  Elles  sont  jaunâtres, 
grises,  vertes,  noires,  ou  d’un  blanc  plus  ou  moins  éclatant  à la  lu- 
mière réfléchie,  fl  en  est,  comme  colle  du  champignon  de  la  tei- 
gne, etc.,  qui  réfractent  assez  fortement  la  lumière,  ce  qui  fait  pa- 
raitre  leur  centre  comme  un  point  brillant  ordinairement  jaunâtre. 

La  paroi  de  fongine  des  spores  est  tapissée  d’un  utricule  azoté, 
qui  renferme  un  liquide  tenant  des  granulations  en  suspension. 
Celles-ci  sont  quelquefois  douées  du  mouvement  brownien,  visible 
sous  le  microscope.  On  détermine  l’existence  de  rutricule  azoté  en 
le  faisant  se  détacher  de  la  paroi  de  fongine  à l’aide  des  acides  sulfu- 
rique ou  nitrique  et  de  la  teinture  d’iode,  ainsi  que  sur  les  spores 
coupées  d’après  le  procédé  indiqué  page  851 . 

Les  champignons  les  plus  simples,  tels  que  les  Torulacés,  ne  sont 
représentés  que  par  des  cellules  isolées  ou  disposées  en  chapelet, 
au  nombre  de  deux,  trois  ou  quatre,  etc.  ; elles  sont  très-analogues 
aux  spores  de  beaucoup  d’espèces  de  champignons  (voy.  p.  858)  ; 
chacune  d’elles  donne  naissance  à une  cellule  semblable  à elle,  tan- 
dis (jue  les  spores  des  champignons  plus  élevés  en  complication, 
donnent  naissance  à une  cellule  allongée  qui  forme  un  filament  du 
mycélium  (fig.  280,  ae,  Im). 

2“  Le  réceptacle  (chapeau,  capitule,  chapiteau)  est  l’organe  sur 
lequel  reposent  les  spores  lorsqu’elles  sont  nues,  soit  directement, 
soit  indirectement.  Elles  sont  alors  fixées  par  l’intermédiaire 
des  basidbs,  dont  les  spiculés  ou  siériymates  (fig.  282,  /)  portent  u«e 
spore,  on  par  l'intermédiaire  des  clisodfs.  Quand  les  spores  ne  sont 
pas  nues,  le  réceptacle  est  l’organe  qui  poi'te  le  ou  les  sporanges. 

Dans  un  grand  nombre  d’espèces,  il  est  formé  par  une  cellule  allon- 
gée, qui  quelquefois  se  distingue  à peine  do  celles  (jui  forment  les 
filaments  du  mycélium  ; tel  e.st  le  cas  de  celui  de  rOïiuuH  albicans 
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Ch.  R.  (flg.  280  h).  Dans  ce  cas,  une  seule  spore  ou  plusieurs  dis- 
posées en  chapelet  terminent  le  réceptacle.  D'autres  fois,  le  réceptacle 
est  représenté  par  des  filaments  formés  de  plusieurs  cellules  dispo- 
sées bout  à bout  et  dont  celle  qui  est  terminale  présente  un  renfle- 
ment qui  porte  à sa  surface  les  spores  nues.  Cette  cellule  est  le  ré- 
ceptacle même  ; les  cellules  qui  le  supportent,  généralement  plus 
larges  que  les  filaments  du  mycélium,  constituent  le  pédicule. 

Ce  réceptacle  a reçu  le  nom  depBRiDioM  quand  il  est  sec,  mem- 
braneux et  rempli  d'une  poussière  abondante,  formée  de  spores;  il 
prend  le  nom  de  perithecidh  ou  perituèqde  lorsqu'il  est  coriace  ou 
corné,  renfermant  des  spores  libres  ou  contenues  dans  des  thèques. 

Le  pédicule  (caulis,  pédicelle,  pédoncule,  slipe,  tronc,  pétiole)  peut 
être  plus  ou  moins  volumineux,  et  est  formé  par  un  tissu  à cellules 
allongées,  de  dispositions  diverses.  On  les  prépare  aisément  à l’aidp 
de  coupes  longitudinales  et  transversales  aidées  ou  nom  de  la  dila- 
cération. 

lia  dans  les  Champignons  pourvus  de  stipe  et  dans  les  Lichens 
une  couche  corticale,  mais  les  cellules  qui  la  forment  conservent 
le  type  filamenteux  des  éléments  de  ces  plantes  ; bien  que  souvent 
elles  soient  colorées  ou  épaissies  (Tuber  Bovista).  Pourtant  il  n'est 
pas  rare  de  trouver  le  conceptacle  ( Stilbum  Buquetii  Mg.  et 
Ch.  R.),  etc.,  tapissé  de  cellules  plus  courtes  et  autrement  colorées 
que  celles  du  stipe,  bien  qu'elles  n'aient  pas  particuliérement  le 
type  des  cellules  d'épiderme.  D'autrefois  c'est  le  conceptacle  qui 
est  tapissé  de  cellules  très-petites  qui  se 
rapprochent  davantage  des  cellules  épider- 
miquesKSp/ueria,  etc.). 

Le  réceptacle  porté  par  un  pédicule  est 
globuleux  ou  discoïde.  C'est  dans  ces  cir- 
constances qu’on  observe  l'existence  d'un 
concejitacle,  organe  particulier  arrondi  ou 
ovale,  charnu,  coriace  ou  corné,  creux,  et 
s'ouvrant,  soit  par  rupture  de  sa  paroi  ou 
par  un  pore  terminal  ; il  renfenne  des  spo- 
range» ou  thèques. 

On  le  prépare  é l'aide  de  coupes  minces  faites  dans  différents  sens 
qui  montrent  les  rapports  de  ces  cellules  sphéroidales  avec  ou  sans 


Fig.  Î8I 


Groupée  de  théqiiee  d'iin  champignon  Ihécaeporé.  /.  Tli^que.  p.  Paraphysea.  a. 
Spores  conlenues  dans  deux  de  ces  Uiéquea.  (Tulasne.) 
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gemmes,  avec  les  cellules  cylindroïdes  allongées.  (Voy.  p.  H50, 
fig.  257.) 

Le  siiorange  ou  ihéque  (fig.  281,  t)  est  une  vésicule  distincte,  sépa- 
rable, globuleuse,  ovoïde  ou  allongée,  dans  laquelle  les  spores  {») 
sont  contenues  en  nombre  variable.  Les  sporanges  peuvent  être  à la 
surface  même  du  réceptacle,  ou  dans  un  conceptacle  quand  le  pre- 
mier en  porte  un. 

I/>$  basides  (fig.  282,  e,d)  sont  de  petitscorps  saillants  à la  surface 


Fig,  î82  •.  Fig.  âo; 


du  réceptacle,  composés  le  plus  souvent  d'une  seule  cellule  arrondie, 
ovoïde  ou  allongée,  qui  porte  à son  sommet  une  ou  plusieurs  cellules, 
ayant  la  forme  de  pointes  coniques  {xpicules,  stérigmates  ; fig.  285 , c) , 
à l’extrémité  desquelles  se  développe  une  spore  unique  et  libre  on 
nue  (d),  c'est-à-dire  non  contenue  dans  un  sporange  ou  tbéque. 

Le  clinode  est  un  corps  accessoire,  composé  de  cellules  trés-pc- 
lites,  allongées,  simples  ou  rameuses,  qui  portent  une  spore  nue  à 
leur  extrémité  ; il  se  présente  sous  forme  de  filaments  plus  ou  moins 
longs,  continus  ou  cloisonnés,  naissant  des  cellules  qui  constituent 
le  parenchyme  du  réceptacle. 

Cgstides  et  paraphyse».  — Sur  le  réceptacle,  entre  les  sporanges, 
les  basides  et  les  clinodes,  ou  sur  leurs  côtés,  on  observe  très-sou- 
vent des  cellules  saillante  arrondies,  ovales,  quelquefois  fdiformes, 
simples  (fig.  281,  p)  ou  rameuses,  aiguës,  obtuses  ou  renflées  à leur 
extrémité  libre.  Dans  les  Pezizes  et  les  Sphéries  on  les  appelle  des  Pa- 


' nyménium  et  tissu  sous-hym^nial  rie  lUmnniVa  bulboêa.  — a.  a,  Itlaments 
du  pai'eiichynie.  b.  Grande  cellule  cylindriiiuc.  c.  Cellules  courtes  du  tissu  sous>liy- 
niéniel.  d,  d,  basides  stériles,  e,  e.  Basides  fertiles,  f.  Stêri^^malc.  g.  S|>ores.  (Boiidiei .) 

**  Basides  de  VAmanita  bulbotut,  ayant  subi  la  cuisson.  — a.  o.  Tissu  sous-hyméiiial. 
bt  b.  Basides  fertiles,  e.  e.  Stérigmates.  d.  Spore.  (Boudier.) 
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raphyte»;  dans  les  Agarics  les  Bolets,  etc.,  on  les  appelle  Cystides 
(on  les  a aussi , mais  ù tort,  appelées  des  Anthéridie»,  car  on  n’y  a 
pas  encore  observé  de  spermatozoïdes,  comme  dans  les  antliéridies 
des  Algues).  Ce  sont  des  organes  végétatifs  accessoires  de  l’appareil 
reproducteur,  mais  dont  les  usages  sont  peu  connus  (fig.  281). 

C’est  à l’aide  de  coupes  minces  observées  sous  des  grossissements 
de  plus  en  plus  forts  que  l'on  étudie  ces  parties  des  cliampignnns 
d’ordre  élevé  (voyez  p.  352  et  830). 

ART.  II.  — DB  l.'F.XAMEa  DES  CHAMPIGNONS  MICROSCOPIQUES 
E.N  PARTICULIER. 

922.  Dans  les  champignons  inférieurs  dont  le  mycélium  se  com- 
pose d'un  entrelacement  irrégulier  de  filaments  cellulaires,  de  my- 
céliums ramifiés,  il  suffira,  pour  l’étudier,  de  débrouiller  ces  fils 
avec  l’aiguille.  Dans  les  champignons  parasites,  au  contraire,  dont 
les  assemblages  filamenteux  se  logent  dans  les  tissus  vivants  d’une 
autre  plante,  on  doit  faire,  dans  la  substance  de  celle-ci,  des  coupes 
transversales  trés-minces,  par  le  procédé  indiqué  à la  page  830,  et 
observer  si  les  mycéliums  du  champignon  percent  les  parois  des 
cellules  de  la  plante  nourricière,  ou  s’ils  passent  seulement  dans 
les  espaces  intercellulaires.  Si  c’est  ce  dernier  cas  qui  se  présente, 
il  sera  souvent  nécessaire  de  faire  disparaître  la  substance  inter- 
cellulaire,  en  chauffant  la  coupe  transversale  avec  de  la  potasse  ; 
après  cela,  il  est  facile  avec  l’aiguille  de  séparer  les  cellules  du 
parenchyme  sous  le  microscope  simple,  et  l’on  peut  ainsi  dégager 
le  mycélium  de  la  cavité  intercellulaire  dans  laquelle  il  était  logé 
{Uredo  Betœ,  et  feuille  de  Betterave).  Quand,  au  contraire,  la 
paroi  des  cellules  est  traversée  parle  fil  du  champignon,  on  peut 
observer  par  l’emploi  de  la  teinture  de  carmin,  comment  se  fait 
cette  pénétration  : l’extrémité  de  ces  filaments,  qui  s’applique  sur 
la  paroi  cellulaire,  montre  une  couleur  bien  plus  intense  et  est  or- 
dinairement trés-gonflée  : il  se  développe  plus  lard  une  pointe 
amincie  qui  traverse  complètement  la  paroi.  Dans  les  tissus  ligni- 
fiés, les  fils  du  mycélium  passent  à travers  les  canaux  poreux  : 
ils  peuvent  ne  pas  ré.sorber  ces  parois  lignifiées.  Dans  les  feuilles 
de  Pcllia  et  de  Preissia  qui  datent  d’une  année,  dans  les  rhizomes 
égés  de  Corallorrhiza  et  A'Epipogium,  ainsi  que  dans  les  vieilles  ra- 
cines de  Limodorum,  on  trouve  régulièrement  de  semblables  cham- 
pignons. Ajoutons  qu'on  en  rencontre  encore  dans  beaucoup  de 
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putréfactions,  corame  la  pourriture  de  la  pomme  de  terre  à l'humi- 
dilé,  ou  la  décomposition  semblable  de  la  betleravc  (Schacht, 
p.  1G6).  Nous  reviendrons  du  reste  sur  ce  fait  dans  la  section  sui- 
vante. 

925.  On  prépare  les  Mucédinées  ou  Moisissures  en  prenant,  à 
l'aide  de  pinces  fines  ou  de  la  pointe  d'un  scalpel,  des  parcelles, 
des  touffes  ou  des  taches  que  forment  leurs  filaments;  on  les 
étale  dans  l'eau  pure  ou  légèrement  glycérinée  pour  les  observer 
d'abord  à un  grossissement  de  50  diamètres  environ,  puis  de  400 
é 500  diamètres.  On  cherchera  à voir  si,  contre  les  spores,  etc., 
des  moisissures  odorantes,  il  y a ou  non  des  gouttelettes  huileuses 
qui  leur  adhèrent. 

On  trouve  ces  cryptogames  sur  les  matières  organiques  animales 
ou  végétales  où  elles  croissent  sous  l'influence  de  l'humidité  et 
d'un  commencement  d'altération  de  ces  matières  ; elles  y forment 
de  légères  efflorescences  ou  une  sorte  de  duvet  diversement  coloré 
par  les  spores  qui  se  produisent  é leur  surface. 

Plusieurs  des  formes  qu'on  avait  rapportées  à cette  famille  ne 
sont  que  l’état  conidifère  précédant  le  développement  parfait  (voy. 
p.  858)  d'autres  Champignons,  et  particuliérement  de  certaines 
Hypoxylées.  Ainsi  VÉrysiphe  de  la  vigne,  dans  son  mode  de  repro- 
duction par  conidie,  avait  été  rapporté  au  genre  Oïdium  dont  le 
type  est  une  vraie  Mucédinéc.  Les  Peronospora,  lorsqu’on  ne  con- 
naissait que  leur  fructification  conidienne,  avaient  également  été 
confondus  avec  les  Botrylis,  véritables  Mucédinées.  Dans  d’autres 
cas,  les  divers  degrés  de  développement  d une  même  moisissure 
ont  donné  lieu  à autant  de  genres  différents. 

D.ans  les  deux  grandes  divisions  des  Mucédinées  : les  unes  pro- 
duisent sur  les  filaments,  nés  du  mycélium,  des  spores  nues  comme 
celles  des  Chain  pignons  basidiosporés  : ce  sont  ies  Mucédinées  exo- 
sporées  ou  les  Bolrylidées;  les  autres  donnent  naissance  à des  spo- 
ranges remplies  de  spores,  comme  chez  les  grands  Champignons 
thécasporés,  ce  sont  les  Mucédinées  endosporées  ou  Murorées. 

On  peut  citer  comme  exemples  des  premières  les  Pénicillium  et 
les  Asperyillus  qui  présentent  deux  des  formes  ies  plus  coiiimiines 
dns  Moisissures.  Les  Pénicillium  offrent  un  mycélium  rampant  peu 
apparent  d'où  naissyent  des  filaments  dressés,  cloisonnés,  se  termi- 
nant en  un  pinceau  de  rameaux  dressés  qui  produisent  à leur 
extrémité  un  chapelet  de  spores  simples. 

f.es  Aspa-gillus  ressemblent  beaucoup  au  genre  précédent,  mais 
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leurs  filanienis  dressés  se  renflent  à leur  extrémité  en  une  sorte  de 
télé  globuleuse  dont  toute  la  surfaeeest  couverte  de  petites  cellules 
qui  produisent  chacune  un  chapelet  de  spores  dont  l’ensemble 
forme  un  capitule  d'un  vert  bleuâtre. 

Dans  ces  productions  de  spores  en  cbapclet,  c’est  toujours  â la 
base  du  chapelet,  au  contact  de  la  cellule  productrice,  soi'te  de  ba- 
side,  que  se  forment  les  nouvelles  spores  qui  arrivent  à leur  matu- 
rité vers  l’extrémité  libre  du  chapelet  et  se  détachent  alors. 

Dans  beaucoup  d’autres  genres,  les  spores  se  développent  soli- 
taires à l’extrémité  des  rameaux,  ou  sur  leur  côté  comme  de  petits 
rameaux  épars  ou  verticillés.  Ces  spores  sont  globuleuses,  ellipti- 
ques, fusiformes,  quelquefois  arquées,  simples  ou  cloisonnées  et  ne 
semblent  dans  la  plupart  des  cas  que  des  articles  des  fliaments  nés 
du  mycélium,  comme  les  conUlies  (voy.  page  8.'i8)  de  beaucoup  de 
Champignons  supérieurs. 

Dans  les  Mucédinées  endosporées  ou  Mucorées,  les  Mucor  pro- 
prement dits  constituent  une  des  formes  les  plus  communes  des 
Moisissures.  Ici  l’cxtrcmité  des  filaments  dressés  se  renfle  en  une 
vésicule  sphérique  séparée  du  filament  lui-méme  par  une  cloison. 
Chacun  de  ces  filaments  ressemble  à une  fine  épingle  surmontée  de 
sa  tête.  Ce  renflement  forme  un  conceptacle  rempli  de  spores  très- 
nombreuses  qui  s’échappent  par  la  nipture  de  la  membrane  très- 
fine  qui  le  constitue. 

Les  Asropliora,  qui  sont  très-voisins  des  Mucor,  en  différent  en  ce 
que  l’extréinité  du  filament  se  prolonge  en  une  sorte  de  colonne  ou 
de  tête  sphérique  dans  l’intérieur  du  conceptacle  dont  la  membrane 
ouverte  régulièrement  se  rabat  autour  du  pédiiielle  et  forme  ainsi 
comme  une  petite  cloche  très-régulière.  Ces  Moisissures,  dont  les 
longs  filaments  dressés  sont  fins  et  flexibles  et  forment  des  gerbes 
élégantes,  se  développent  avec  rapidité  sur  le  pain  humide,  la  colle 
de  farine  et  beaucoup  d’autres  corps,  quand  on  y a répandu  les 
spores  recueillies  précédemment. 

D’après  de  llary,  V Aspergillus  glaucus  cl  VEurotium  herbarum,  si 
différents  par  leurs  organes  reproducteurs,  ne  seraient  que  deux 
états  différents  de  la  même  plante  : V Aspergillus  avec  la  fructifica- 
tion exosporée  que  nous  avons  indiquée,  VEurotium  développé  dans 
d'autres  conditions  et  présentant  des  peridiurn  avec  spores  nom- 
breuses, comme  certaines  formes  d'Érysiphe.  D'après  M.  'fulasne, 
VAxperyillus  maximus  n’est  qu’une  des  formes  du  Sijzygitex  mégalo- 
corpus,  opinion  confirmée  par  les  recherclies  de  Schacht  et  de  Bary. 
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Les  ferntonls  (p.  915)  paraissent  dus  au  développement  de  cel- 
lules spéciales  de  certaines  Mucédinées  dont  ils  constituent  l’état 
imparfait  ou  conidifère(p.  858).  La  teigne  du  cuir  chevelu,  le  muguet 
qui  se  montre  sur  la  membrane  muqueuse  de  la  bouche  (fig.  280), 
sont  déterminés  par  le  développement  de  petits  Champignons  ap- 
paitenant  également  au  groupe  des  Moisissures,  etc. 

924.  On  a observé  des  phénomènes  de  fécondation  par  copulation, 
sur  plusieurs  Mucor.  Chez  le  Bhizopus  nigricans,  des  tubes  ram- 
pants, ramiflés  sans  ordre  se  conjuguent;  là  où  deux  de  ces 
tubes  se  rencontrent , chacun  d'eux  pousse  vers  l’autre  un  ap- 
pendice d’abord  cylindrique  et  du  même  diamètre  que  les  filaments 
eux-mémes.  Les  deux  processus  s’appliquent  fortement  l’un  à l’autre 
par  leurs  extrémités  : ils  grandissent,  deviennent  claviformes  et 
constituent  ensemble  un  corps  fusiforme  posé  en  travers  des  deux 
filaments  conjugués.  Dans  chacune  des  deux  moitiés  de  ce  corps 
s’amasse  un  protoplasma  abondant,  et  l'extrémité  la  plus  large  de 
chacune  d'elle  est  bientôt  isolée  par  la  formation  d’une  cloison.  La 
cloison  solide  résultant  des  deux 
lamelles  que  la  membrane  pri- 
mitive des  clavules  forme  entre 
les  cellules  ainsi  conjuguées  dis- 
parait promptement  tout  entière, 
de  (açon  que  les  deux  cellules 
géminées  se  confondent  en  un 
organe  de  multiplication  que  de 
Bary  désigne  sous  le  nom  de 
Zygospore.  Cette Zygospore  gran- 
dit beaucoup  ; elle  est  généra- 
lement sphérique  et  un  peu  apla- 
tie à ses  deux  extrémités;  son 
tégument  fortement  épaissi  est 
formé  de  deux  membranes  ; son 
contenu  est  un  plasma  granu 
leux  et  huileux. 

Tous  ces  phénomènes  rappel- 
lent ceux  qui  se  montrent  chez  les  Algues  de  la  famille  des  Conju- 
guées ; un  sembable  phénomène  de  copulation  s’observe  dans  le  Sytij- 
gile»  megalocarpus  et  la  structure  des  Zygospores  y est  la  même. 


* StjiygiU»  tticgaloiarifuit  (mucorinvcii)  en  voie  de  conjugaison  à divci'S  degix-a  [a,  a) 
pour  donner  lieu  à la  formalion  de  spores  (#.).  (0'apr»*8  de  fiary.) 
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d'une  heure.  Ces  zoospores  pressés  à l’intérieur  du  tube,  commen- 
cent bientôt  à s’agiter;  le  tube  qui  présente  à cette  époque  une  pe- . 
lilc  protubérance  à son  extrémité  se  crève  à cet  endroit,  et  les  zoo- 
spores s’échappent  ; ils  sont  de  forme  turbinée  et  munis  de  deux 
cils;  leurs  mouvements  durent  peu.  La  germination  s’annonce  par 
un  mamelon  qui  s'allonge  peu  à peu  en  un  tube  semblable  à ceux 
de  la  plante  mère.  (Pringsheim.)  Les  organes  sexuels  femelles  dési- 
gnés sous  le  nom  A'Oogmes  sont  les  extrémités  de  branches  courte.s 
qui  se  renflent,  de  manière  à devenir  sphéroidales  et  qui  se  rem- 
plissent de  contenu  plastique.  Ce  contenu,  d’abord  uniformément 
granuleux,  ne  tarde  pas  à se  diviser  en  plusieurs  masses  granu- 
leuses qui  deviendront  autant  de  spores  que  l’on  a nommées  Oo- 
spores.  La  membrane  du  sporange  ou  de  l’oogone  est  d’ailleurs  mu- 
nie d’un  certain  nombre  de  perforations  ou  plutôt  de  points  amincis. 
Autour  de  cet  organe,  des  ramifleations  latérales  faiblement  ren- 
flées à leur  extrémité  en  une  ampoule  ovoïde  se  sont  développées.  A 
l’époque  où  l’on  commence  à apercevoir  les  perforations  de  la 
membrane  de  l’oogone,  ces  ampoules,  abondamment  remplies  de 
matière  plastique,  s’isolent  du  reste  du  tube  par  un  diaphragme. 
Ce  sont  dès  lors  des  Anthéridies;  elles  s’appliquent  sur  le  sporange 
et  par  les  perforations  de  ses  parois,  envoient  des  appendices  dé- 
liés qui  pénètrent  dans  son  intérieur,  s’avancent  dans  la  masse  des 
jeunes  spores,  s’ouvrent  et  déversent  leur  contenu.  Ce  contenu  con- 
siste en  corpuscules  séminaux  mâles  extrêmement  petits,  carils  n’at- 
teignent pas  ômillièmes  de  millimètre,  et  qui,  d’après  Pringsheim, 
sont  mobiles..  Après  la  fécondation,  les  jeunes  spores  s’entourent 
d’une  membrane  solide  et  apres  certaines  phases  d’évolution  de- 
viennent des  oospores  ou  organes  reproducteurs  la  perpétuant  en 
effet  après  un  certain  temps  de  repos. 

La  production  des  zoospores  dans  les  Saprolegnia  et  leur  végéta- 
tion dans  l’eau  les  avait  fait  placer  dans  les  Algues,  mais  l’absence 
de  chlorophylle  et  leur  analogie  avec  les /’eronosporn  qui  sont  nette- 
ment des  champignons,  doit  les  faire  ranger  aussi  parmi  les  cham- 
pignons. (Ad. Drongniart,  lievue  descours  scientifiques,  octobre  1809, 
p.  745-715.) 

Nous  reviendrons,  dans  la  section  suivante,  sur  \cs  Péronospores, 
les  Urédine'es,  les  Pucciniées,  les  Uslilaginées  et  autres  qui  vivent 
sur  les  plantes  cultivées  et  sauvages. 

926.  Notons  seulement  ici  qu’on  prépare,  comme  les  autres  cham- 
pignons microscopiques,  ceux  qui  vivent  en  parasites  sur  les  ani- 
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eûtes  pileux);  M.  menlayrophytes  Cli.  11.  (racines  des  poils);  M. 
furfurCU.  II.  (peau);  Mucor  mucedo  I.iniié  (dans  une  caverne  de 
gangrène  pulmonaii-c)  ; Achorion  Schwnleinii  Uemak  (cuir  chevelu 
cl  follicules  pileux);  Aspergilti  species?  Pacini  et  Mayer,  Atpergil- 
Itis  nigricans  Wreden  (conduit  auditif);  Puccinia  favi  Ardslen 
(sur  les  favus);  Oïdium  albicant  Ch.  II.  (muguet);  champignon  du 
poumon,  Bennett;  champignon  dont  l'écoulement  natal  de  la 
morve,  etc.  *. 

Sur  les  insectes,  tant  morts  que  vivants,  on  trouve  des  Isaria, 
des  Sphœria,  des  Stilbum  et  surtout  des  Laboulbenia  (fig.  285), 
Ipiil  sur  les  èlytrcs  des  coléoptères  qu’au  niveau  des  articulations. 

927.  Les  levùret  ou  fermentt  proprement  dits  du  vin,  de  la 
bière,  du  cidre,  du  levain,  eic.,  sont  les  conidiet  de  champignons 
doiitrètndc  exige  l’emploi  de  grossissements  de  500  à 600  diamètres. 

Celle  qu'on  rencontre  le  plus  souvent  est  appelée  .‘(/«/ue  de  fa /eeùre 
{Cryplococcim  cerevisiœ,  K.)  et  aussi  Ilormiscium  cerevisiæ,  Cham- 
pitpion  du  ferment,  Torula  cerevisiœ  Turpin  : Cryptococcus  fermen- 
tum  Küizing.  Beaucoup  d’auteurs  considèrent  le  Mycoderma  cere. 
visiœ  Desmazières  , comme  la  même  plante  que  le  Cryptococcus 
cerevisiæ,  mais  c’est  une  espèce  d’un  autre  genre  ; elle  croit  sous 
forme  de  pellicule  formée  de  tubes  ramifiés,  à la  surface  exposée 
à l’air  des  masses  du  Cryptococcus  décrit  ici  ; c’est  une  plante  du 
genre  Leptomilus  (Leptomitus  cerevisiæ  Duby).  Ainsi  le  mot  myco- 
derma cerevisiæ  Desmazières  est  synonyme  de  Leptomitus  cere- 
w'swDnby,  et  non  de  Cryptococcus  cerevisiæ  K.  On  voit  ce  vègèlal 
composé  de  cellules  rondes  ou  ovales,  ayant  0“'“,007  à 0“"  ,00i. 
et  renfermant  ou  non  un  ou  deux  (fig.  162,  p.  611)  corpuscules 
plus  petits  (vesicula  interna  cava  de  Kûtzing),  ressemble  plutôt  à 
une  goutte  graisseuse  qu’à  un  noyau  de  cellule  proprement  dit  ou 
qu’à  une  vésicule.  Ces  cellules  (ou  conidies)  se  mulliplient  par  des 
bourgeons  qui  poussent  sur  un  ou  plusieurs  côtés  de  chaque 
cellule  ; ils  atteignent  bientôt  le  volume  du  corpuscule  primitif. 
Ceux-ci  donnent  d’autres  bourgeons,  d’où  résulte  un  chapelet  de 
cellules  ordinairement  un  peu  allongées,  mais  ne  formant  jamais 
des  tiges  cylindriques.  Ce  végétal  se  trouve  dans  bien  des  liquides 
animaux  en  voie  d’altération,  que  nous  avons  cités.  Les  cellules  (lot- 
tnnl,  on  formant . efés  couches  ou  dépôts  dans  les  liquides  en 
fcmieniation  dans  les  (leurs  du  vin  au  contact  de  l’air  présentent  le 


‘ Voy.  Ch.  Robin,  llist.  uni.  des  vCgét.  prirasifcs.  Paris.  18Ô3,  in-8»,  |>.  96*^. 
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même  aspect  général,  mais  avec  quelques  diflérences  de  forme, 
de  volume,  de  pilleur  qui  leur  font  donner  des  noms  spéciflques 
différents  qui  ne  sont  pas  tous  justifiés. 

D’après  M.  Poucliet  M 859-1 864)  et  H.  Hoffmann,  les  levûre.s 
longtemps  regardées  comme  des  Algues  sont  des  conidies  des  niu- 
corinées  (v.  p.  908,  909),  et  particulièrement  des  Mycéliums  du 
Pénicillium  glaucum,  du  Mncor  racemosus  et  de  plusieurs  autres 
Champignons  analogues,  qui  se  reproduisent  à l’état  mono  cellu- 
laire, soit  par  gemmation,  soit  par  segmentation  endosporée  (de 
Scynes),  jusqu’à  ce  que  se  rencontrent  les  conditions  nécessaires 
à leur  évolution  complète. 

Dans  le  vin  tourné,  le  dépôt  ou  la  matière  qui  le  trouble,  qiland 
elle  n’est  pas  encore  déposée,  se  compose  de  particules  ainoi'phes 
diverses  et  de  beaucoup  de  filaments  flexueux,  large  de  0"“",00."> 
environ,  de  longueur  très-variable,  incolores,  ressemblant  à ceux 
de  quelques  Hygrocrocis.  On  n’y  trouve  pas  les  cellules  des  levures 
précédentes. 

Des  Trichiaces  ou  Myxomycètes. 

9'J8.  Les  Trichiaces,  désignés  par  beaucoup  de  naturalistes  sous 
le  nom  de  Myxomycètes  de  Myxogastres  et  de  Mycétozoaire , sont 
classés  parmi  les  Champignons,  Lycoperdacées.  Leur  mode  de  déve- 
loppement et  de  production  des  spores  les  éloigne  pourtant  de  c.ettc 
famille,  et  ù bien  des  égards  de  tous  les  Champignons.  11  a fait  pen- 
ser qu’ils  se  rattachaient  au  régne  animal  , et  ils  ont , par  celte 
raison,  été  désignés  par  de  Dary  sous  le  nom  de  Mycètoxoaires.  Mais 
les  Trichiacés  sont  néanmoins  plus  analogues  aux  Champignons  qu'à 
aucun  autre  groupe  d’êtres. 

Les  Trichiacés  sont  le  plus  souvent  de  petits  Champignons  gros 
comme  une  tête  d’épingle  dont  les  genres  Thichia,  Stemonites, 
Physurum , etc.  , peuvent  doimer  un  exemple  ; quelques-uns 
ont  un  plus  grand  volume,  tels  sont  les  Spumaria,  Lycoyala, 
Æthalium  qui  acquiérent  une  longueur  de  1 à 50  ccotimétres.  Us  sc 
montrent  d'abord  sous  la  forme  d'une  niasse  muqueuse  cuinine  une 
gelée,  molle  et  laitense. 

A l'état  de  fructification,  les  Myxomycètes  ne  sont  plus  que  des 
conceptacles,  des  masses  de  sporanges.  Ils  consistent  en  vésicules 
arrondies  ou  elliptiques,  pédiculées  ou  non,  (|ui  atteignent  de  un 
à plusieurs  millimétrés  de  loiigueur  ; parfois  et  plus  rarement,  ils 
consistent  en  tubes  cylindriques  ou  aplatis,  couchés. 
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La  cloison  du  réceptacle  a quelque  ressemblance  avec;  une  for- 
mation cellulaire;  elle  montre,  selon  l’individu  examiné,  des  cou- 
leurs rouge,  brune,  violette,  ou  est  complètement  incolore.  Parfois 
la  cavité  centrale  est  remplie  exclusivement  de  spores  {Licea,  Cri- 
haria);  plus  souvent  elle  contient,  avec  des  spores,  des  tubes  à pa- 
rois délicates,  appelés  capillitium,  anastomosés  en  forme  de  lilel 
qui  s’attachent  aux  parois  de  l’enveloppe. 

Ces  capillitium  ont  pour  but  de  faciliter  la  dissémination  des 
spores;  sous  l’influenccdu dessèchement, ils  se  redressent,  sortenldu 
conceptacleet  viennent  souvent  foijner  à la  surface  un  riche  réseau. 

Les  conceptacles  à'Æihalium  (fleurs  de  tan)  acquièrent  de  grandes 
dimensions,  ils  atteignent  une  longueur  de  plus  de  50  centimètres, 
ont  la  forme  d’une  petite  galette. 

L’évolution  des  spores  des  Myxomycètes  ne  ressemble  pas  à celle 
des  spores  des  Champignons;  il  en  sort  directement  un  petit  corps 
muqueux  de  forme  très-variable,  auquel  poussent  des  cils,  comme 
aux  zoospores,  se  coulrartant  et  offrant  alors  un  mouvement  de 
reptation  analogue  à celui  des  dmites;  les  cils  disparaissent  bientôt, 
le  corps  s’accroît  en  une  masse  muqueuse  de  plus  en  plus  étendue, 
irrégulière,  que  do  Bary  désigne  sous  le  nom  de  Plasmodium. 

Ainsi,  la  (/alctte  d'Æthalinm,  dit  de  Bary,  n’est  autre  chose, 
qu’un  tissu  formé  par  les  conceptacles  de  Physanm,  mais  entouré 
d’écorce  calcaire.  Enfin,  les  réceptacles  de  Lijcogala  ont  au  dehors 
la  plus  grande  ressemblance  avec  certains  Gastéroiuycétes. 

Les  spores  des  Myxoïuycètos  sont  tantôt  réticulées,  tantôt  pai'- 
semées  de  verrues  comm(!  celles  des  Truffes,  parfois  aussi  elles 
sont  lisses.  Elles  sont  capables  de  germer  dés  leur  émission,  mais 
elles  peuvent  aussi  être  gardées  pendant  plusieurs  années  dans  un 
endroit  sec  sans  rien  perdre  de  leurs  propriétés. 

Lorsqu’on  place  une  de  ces  spores  dans  une  goutte  d’ea  , ses 
enveloppes  éclatent  et  livrent  pas>age  à une  masse  protoplasmatique 
arrondie,  sans  enveloppe,  qui  s’allonge,  se  munit  à sa  pointe  d'un 
cil  long  et  entre  en  mouvement;  c’est  une  zoospore  libre.  Aune 
époque  plus  ou  moins  reculée,  les  petites  masses  de  proloplasma 
ou  zoospores  se  rencootrcul,  perdent  leui's  cils  se  fondent  l’une 
dans  l’autre;  il  en  résulte  un  corps  doué  de  mouvements  sarco- 
diques,  qui  se  fond  avec  un  autre  et  reconstitue  l'état  primitif 
en  évoluant. 
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CHAPITRE  VIII 


Emploi  dn  microscope  dons  l’étode  des  ElcfasBo. 


929.  Les  coupes  du  thalle,  de  la  fronde  et  des  apolhécies  ou 
réceptacle  des  Lichens  se  font,  comme  celles  des  feuilles  dures  et 
des  liges  avec  le  rasoir,  soit  à main  levée,  soit  en  se  servant  de 
l’étau  et  plaçant  l'organe  à tranclçer  entre  deux  morceaux  de  moelle 
de  sureau  ou  de  liège  fin  (V.  pt  547  et  830). 

La  petitesse  des  cellules  (voy.  plus  haut  lig.  280  p.  859),  l’épais- 
seur et  la  cohérence  de  leurs  parois,  la  dureté  et  la  friabilité  de  la 
substance  de  celles-ci  rendent  la  réussite  de  ces  coupes  plus  difficile 
que  celle  de  beaucoup  d’autres  tissus  végétaux.  On  les  examinera 
dans  la  glycérine  ou  le  chlorure  de  calcium,  etc.  Cet  examen  exige 
souvent  l’emploi  de  grossissements  de  400  à 500  diamètres. 

Les  coupes  convenablement  pratiquées  montrent  que  les  parois 
de  la  poche  apolhéciale  {conceptacle,  hypothecium)  sont  formées  par 
un  tissu  qui  se  distingue  en  général  assez  nettement  de  celui  du 
thalle  sur  lequel  il  repose;  il  est  plus  dense,  formé  de  cellulc.s  plus 
petites,  moins  distinctes,  souvent  colorées.  Parfois  il  comprend 
trois  assises  de  cellules,  et  celles-ci  sont  d’autant  plus  petites 
et  moins  colorées  qu’elles  sont  plus  rapprochées  de  la  cavité. 
L’une  de  ces  trois  assises,  la  plus  profonde,  est  celle  qui  forme  le 
rebord  si  développé  des  apolhécies  des  Yerrucaires.  De  même  que 
le  péridium  de  certains  Gastéromycétes,  les  parois  des  apolhécies 
portent  souvent,  entre  deux  couches  de  cellules,  des  filaments  courts, 
juxtaposés  (filaments  ostiolaires)  destinés  à aider  à l’expulsion  des 
spores. 

Sur  toute  la  surface  cellulaire  qui  constitue  Vhyimthecium  re- 
posent des  cellules  placées  perpendiculairement  ; elles  constituent 
ce  que  les  lichénographes  appellent  Vhymenium  en  général  ou  tissu 
liyménial  (Lamina  i>roligeraXc\i.,Uiecium  Nyl.).Ce  tissu  eslpénélrc 
par  une  substance  gommeuse  ou  mucilagineuse  incoloi'o  et  trés-avide 
d’eau  (yélatine  hymcniale)  formée  par  de  la  Hriténinc.  (Nïi.A.NnKR.) 
Les  cellules  perpendiculaires  qui  formenl  l’hyménium  sont  de 
deux  sortes  et  ont  été  comparées  à celles  qui  leur  ressemblent  dans 
les  Champignons  thécasporés  ; les  unes,  celles  qui  eonsistenl  en 
filaments  dressés,  ont  été  appelées  des  paraphyses,  et  celles  qui 
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sont  rcndéos  et  contiennent  des  spores  ont  reçu  le  nom  de  Ihèques 
(thecœ,  asci). 

Les  l'araphyses  sont  des  cellules  tubuleuses  d'une  très-grande  té* 
nuité  ; elles  sont  assez  souvent  articulées,  rarement  rameuses  ou 
anastomosées  et  formées,  selon  M.  Tulasnc,  comme  la  plupart  des 
cellules  végétales,  d’une  enveloppe  externe  cellulosique  et  d'unutri- 
cule  interne  azoté.  Parfois  elles  sont  réunies  à la  base  et  ne  devien- 
nent libres  qu'aux  sommets.  Lorsqu'elles  manquent,  comme  dans 
plusieurs  Verrucaires,  elles  sont  remplacées  par  une  abondante 
.substance  mucilagineuse  avec  des  paraphyses  avortées. 

Ces  mêmes  préparations  faites  sur  des  individus  arrivés  à des 
âges  divers  montrent  que  les  spores  dos  Lichens  se  forment  toutes 
dans  l'intérieur  do  thèques  ou  sporanges,  comme  celles  des  Champi- 
gnons thécasporés. 

Elles  ont  une  surface  lisse,  sont  le  plus  souvent  ellipsoïdes,  par- 
fois ovoïdes,  fusiformes,  assez  rarement  sphéroïdes  ; leur  diamètre 
varie  entra  7/100"  et  4/100“  demillimétresen  longueur,  et  2/1000" 
et  18/1000"  en  largeur.  Les  unes  sont  simples,  les  autres  sont  cloi- 
sonnées et  présentent  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  loges, 
celles  qui  sont  longues  et  élargies  ont  même  des  cloisons  transver- 
sales et  longitudinales.  Les  phénomènes  de  germination  montrent 
que  les  éléments  séparés  des  spores  multiples  sont  solidaires  les 
uns  des  autres. 

Le  développement  des  spores  se  fait  comme  celui  des  Champignons 
thécasporés  par  segmentation  du  contenu  granuleux  des  thèques 
qui,  elles-mêmes,  sont  accompagnées  de  paraphyses.  Toutes  les 
spores  se  forment  simultanément  dans  le  même  sporange. 

M.  Tulasne  a dominé  le  nom  de  itylospore»  à des  propagules  qui 
naissent  isolément  sur  des  styles  ou  supports  cylindriques  simples 
et  peu  allongés.  Ces  petits  corps,  qui  ont  la  propriété  de  germer, 
comme  leurs  analogues  dans  les  Champignons,  sont  contenus  dans 
de  petits  conceptacles  ou  pyenides.  It’après'M.  Tulasne,  les  stylo- 
spores  sont  des  appareils  sporifères,  supplémentaires  des  espèces  sur 
lesquelles  on  les  observe;  les  appareils  dans  lesquels  elles  se  déve- 
loppent sont  parfois  plus  nombreux  que  les  apolhécies. 

En  divers  points  de  la  surface  du  thalle  ou  sur  ses  bords,  on 
ivmarque  souvent  de  petites  élevures,  de  petits  tubercules  à sommet 
tout  d’abord  bouché.  Ces  petites  élevures  ont  une  cavité  intérieure, 
un  conceptacle;  elles  constituent  des  spermogonies.  Iji  conceptacle 
des  spermogonies  représente,  en  éléments  plus  petits,  les  parois  des 
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apothécies,  mais  on  n’y  trouve  pas  de  thèques.  Ces  cellules  mères 
sont  remplacées  par  d’autres  petites  cellules  séparées  ou  réunies, 
droites,  articulées  ou  non,  dont  les  dimensions  ne  varient  guère 
qu’entre  1 et  f)  millièmes  de  millimètre,  et  qui  portent  le  nom  de 
gtérigmates. 

Au  sommet  de  ces  cellules  il  se  développe,  tantôt  pour  une  seule 
fois,  tantôt  pour  plusieurs  fois  répétées  une  petite  protubérance  oblon- 
gue  OU  aciculaire  à laquelle  M.  Tulasne  a donné  le  nom  de spennatie. 
Les  spermaties  les  plus  ténues  ont  1 millième  de  millimètre  de 
longueur,  et  les  plus  grosses  jusqu’à  4 centièmes  de  millimètre. 
Elles  affectent  toutes  les  formes,  excepté  la  fonne,  sphérique,  mais 
sont  de  même  forme  sur  chaque  espèce.  Elles  sont  en  nombre  pro- 
digieux dans  l’intérieur  des  spermogonies  et  enveloppées  d’une 
matière  mucilagineusc  hygroscopique  (gélatine  spermatique)  non 
colorée  en  bleu  par  l’iode.  La  poussée  au  dehors  des  spermaties  est 
due  à l’hygroscopicité  des  parois  du  conceptacle.  La  présence  con- 
stante des  spermaties,  leur  ténacité,  leur  nombre  immense,  leur 
voisinage  des  apothécies,  les  font  regarder  comme  des  organes 
fécondants  mâles.  Leur  recherche  doit  être  faite  à l’aide  de  forts 
grossissements.  11  en  est  de  même  des  particularités  indiquées 
ci-après. 

Les  germinations  des  spores  des  Lichens  réussissent  beaucoup 
mieux  que  celles  des  Champignons  et  ont  pu  être  étudiées  dans  un 
grand  nombre  de  cas.  Le  plus  souvent  elles  émettent  un  tube,  dit 
tube-germe,  qui  s’allonge  plus  ou  moins  en  se  ramifiant.  Les  rami- 
fications enchevêtrées,  forment  im  plexus  plus  ou  moins  serré 
{prothallium)  sur  lequel  se  développe  une  première  assise  de  cel- 
lules, les  unes  vides,  les  autres  remplies  de  matière  plastique.  Plus 
lard,  d’atiires  assises  se  montrent  sur  la  première  et  quelques-unes 
des  cellules  qui  la  composent  se  remplissent  de  matière  verte  '. 

Des  zoospores  ont  été  découvertes  dans  trois  genres  bien  diffé- 
rents de  Lichens,  savom  : Physcia,  CJailonia  et  Evemia.  Il  parait  pro- 
bable que  la  présence  de  zoospores  se  constatera  chez  tous  les  au- 
tres Lichens  pourvus  de  chlorophylle.  (Faminizin  et  Roranelzki.) 


* Voyez  la  thèse  de  concours  de  It.  BocquiUon  : Oex  organes  reproducteurs 
des  Champignons  et  des  l.ieliens.  Paris,  1809,  in-1*,  p.  14  et  snivantes.  conte- 
nant sur  ce  sujet  un  l•èsuln('■  des  travaux  modernes. 
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CHAPITRE  IX 

AppllcfillMis  dn  microscope  à Tétode  doa  AI^hob. 

ART.  I.  PRÉPARATION  DES  ALGDES  EN  GÉNÉRAL. 

930.  Les  remarques  faites  plus  haut  (p.  347,  351  et  352)  sur  la 
manière  de  pratiquer  les  coupes  du  tissu  des  champignons,  de  pré- 
parer ceux  qui  sont  filamenteux  s’appliquent  en  tous  points  è la 
préparation  des  algues.  Kn  général  même  les  coupes  sont  plus  faci- 
les A faire  sur  ces  plantes  que  sur  les  autres. 

Les  spermatozoïdes,  les  zoospores,  beaucoup  de  spores,  les  para- 
physes  exigent  l'emploi  de  forts  grossissements. 

I.es  Algues  unicellulaires  se  distinguent  des  champignons 
unicellulaires,  en  ce  que  les  premières  contiennent  de  la  chloro- 
phylle pu  une  substance  analogue  ; dans  la  plupart  on  trouve  une 
ou  plusieurs  vésicules  colorées.  I.,es  champignons  ne  renferment  ni 
ces  dernières  ni  de  la  chlorophylle.  Les  Algues  unicellulaires  sont 
colorées  pendant  toute  leur  vie,  et  même  au  moment  de  leur  nais- 
sance. Celles  qui  naissent  par  formation  /lAre  (Nægeli)  sont  d’abord 
de  petites  cellules  incolores,  mais  elles  se  colorent  bientêt  et  sont  vi-  \ 
vemcnl  colorées  avant  qu’elles  aient  abandonné  la  cellule  mère.  Les 
plus  petites  espèces  peuvent  paraître  incolores  ou  à peine  teintées 
quand  elles  sont  isolées,  mais  leur  couleur  devient  toujours  évi- 
dente, quand  elles  sont  réunies. 

Le  systè/ne  végétatif  {Hiyi'oma,  système  végétatif  en  général  ; Cau- 
lauma,  lige;  Cœloma,  tube;  rn’Wio?na,  filament;  Phylloma,  fronde) 
est  représenté  dans  les  Algues  fiiaïnenteuses  microscopiques  par 
des  cellules  (trichoma)  simples  {Enterobryus)  ou  ramifiées  (Leptomi- 
(ua).  Ms  .sont  cylindriques,  quelquefois  cloisonnés  ou  articulés  de 
distance  en  distance  par  suite  de*leur  constitution  par  des  cellules 
seulement  disposées  bout  à bout,  et  se  répétant  avec  la  même  struc- 
ture, plusieurs  fois  dans  le  sens  de  la  longueur.  I,es  cellules  super- 
posées ainsi  dans  le  sens  de  la  longueur  sont  cylindriques,  mais 
peuvent  être  facilement  aplaties  dans  un  grand  nombre  de  circon- 
stances accidentelles.  Elles  renferment  des  granulations  moléculai- 
res de  volume  variable,  grisâtres  dans  les  Enterobryus,  etc.,  vertes 
dans  les  et''-  f^hacune  de  ces  granulations  porte  encore 
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comme  autrefois  dans  beaucoup  d'écrits  sur  la  [phycologje,  le 
nom  de  gonidie»,  et  leur  ensemble  ou  contenu  granuleux  de  la  cel- 
lule coloré  ou  non  est  appelé  eiirfoc/irome. 

931 . Le  nyntème  rejn-oducfeur  Algues  se  compose  de  sporanges  ‘ 
(oogonie,  cynlocarjte,  conreplarle,  etc.,  de  quelques  auteurs),  et  des 
corps  reproducteurs  ou  spores  (sporidies,  njiorules,  spora,  spori- 
dia,  cellulœ  gonimicæ,  corpora  gonimica,  spermalia). 

1“  Sjwrange.  — On  donne  ce  nom  à l'organe  qui  renferme  les 
spores,  dans  lequel  elles  naissent  et  se  développent.  Dans  les  algues 
microscopiques,  il  est  constitué  souvent  par  une  vésicule  de  forme 
variable,  de  volume  généralement  plus  grand  que  celui  des  cellules 
du  système  végétatif,  plus  granuleuses  qu'elles  lorsqu'elles  ne  ren- 
ferment pas  encore  de  spores.  Il  dérive,  du  reste,  de  la  cellule  ter- 


Fig.  SSfi  -. 


minale  des  tubes  du  système  végétatif,  dont  le  contenu  sert  A la  gé- 
nération des  spores.  Dans  les  Zygnema  ce  sont  des  cellules  des  tu- 
bes qui  servent  de  sporange,  mais  ici  il  y a accouplement  de  fila- 
ments voisins,  et  l'un  des  filamnits  donne  son  contenu  à l'autre, 
dans  lequel  nai.ssent  les  spores. 

Dans  les  pbycécs  et  les  floridées  la  coupe  des  frondes  met  en 
évidence  le  conceptacle  (analogue  à celui  des  champignons  p.  901) 
dans  lequel  se  trouvent  les  sporanges  (fig.  286). 

• Coupe  verticale  d’un  ronceplacle  femelle  de  Fucum  reneutotuM  L.,  monh'anl  son 
ostiole  O,  de  nomhreux  sporanges,  les  poils  pluriccllulés  ou  pamphyses.  tapissent  les 
parois  de  cette  cavité  et  le  tissu  réticulé  de  la  fnmdeqiii  entoure  le  conceptacle.  (SOI . 
A.  Tlmret.) 
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2®  Spores.  — Ce  sont  des  corps  arrondis  ou  ovoïdes,  générale- 
ment Onemcnt  granuleux  à l’intérieur,  de  volume  variable  et  assez 
faciles  à reconnaître,  soit  par  leur  aspect,  soit  par  leur  gem- 
mation, pour  qu’il  soit  inutile  de  répéter  ici  ce  qui  se  trouve  dans 
tous  les  traités  de  phycologie. 

Après  la  fécondation  des  diverses  algues  à spermatozoïdes,  on  voit 
se  produire  dans  le  contenu  granuleux  des  sporanges  et  dans  les 
spores  de  beaucoup  des  algues, etc.,  un  noyau  analogueau  noyau  vi- 
tellin  du  vitellus  fécondé  de  l’ovule  animal  ; presque  en  même  temps 
se  montre  un  sillon  qui  partage  en  deux  ce  contenu,  et  de  plus  un 
autre  noyau  apparaît  de  l'autre  côté  de  ce  sillon  ; puis  ensuite  cha- 
cune de  ces  sphères  se  partage  de  la  même  manière  en  deux,  quatre 
sphères,  etc.,  et  toujours  naît  un  noyau  central  un  peu  avant  l’ap- 
pariiiondu  sillon.  Vient  ensuite  la  production  d’une  enveloppe  de 
cellulose  qui,  de  cette  sphère  granuleuse,  forme  une  cellule.  Tels 
sont  les  phénomènes  de  l’individualisation  des  éléments  primitifs 
de  l’embryon  des  algues  aux  dépens  du  vitellus  ou  contenu  des 
spores.  Dans  les  Algues,  Oscillatoriées,  Confervées,  Ectocarpées, 


Fig.  Î8‘ 
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conjuguées,  ulvacées  (fig.  260,  p.  857),  etc.,  après  la  segmentation  du 
contenu  des  sporanges  (d’où  résulte  la  production  des  spores),  nais- 
sent deux,  trois,  quatre,  ou  beaucoup  de  cils  vibraliles  sur  chaque 
spore  (zoospore),  tous  placés  vers  un  de  ses  pèles.  Ils  naissent  de  la 
sphère  de  fractionnement  du  contenu  granuleux  des  sporanges,  et 
lui  sont  attenants  par  une  de  leurs  extrémités  ; alors  la  spore  se 


’ Fécondation  d'imc  Ynucheria.  * et  i’.  Sporanges  avec  leur  en<lochromr  ou  contenu 
granuleux  donnant  lieu  à la  formation  de  S|>urcs  {etl).  a.  Anthérùlie  cloisonnée  (cf). 
placée  sur  le  côté  tlu  ranuMU  entre  les  deux  sporanges  et  donnant  issue  des  sperma* 
tozuîdes  ou  anthérozoïdes  [n  s|.  cl'.  Antliérozoldes  pénétrant  dans  la  cavité  du  sporange. 
m.  Membrane  interne,  mince,  de  l'autre  sporange  saillant  par  rouvertui*e  de  celui*ci. 
(Pringstieim.) 

**  Zoospore  d'une  algue  du  genre  tonr/ierm,  entourée  de  ciU  vihratiles.  (rringsheim.) 
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complète  par  la  formation  de  la  paroi  de  cellulose  autour  de  la 
iphère  de  segmentation,  qui  représente  nécessairement  ici  l'ulricule 
primordial  des  cellules  ordinaires  ; mais  la  paroi  do  cellulose  n’enve- 
loppe pas  cette  dernière  complètement  ; elle  laisse  un  vide  ou  ori- 
fice autour  du  point  d'attache  des  cils.  On  voit  de  la  sorte  que  les 
cils  attenant  à l'utricule  azoté  sont  aussi  de  nature  azotée,  et  ils  font 
saillie  au  dehors  en  traversant  l’orifice  que  présente  la  paroi  decel- 


Fig.  Ï89  *. 
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^ulose  au  niveau  de  leur  attache  à l'utricule  primordial.  I^s  sporcg 
sont  alors  complètement  développées  et  portent  le  nom  de  zoo- 
spores (fig.  289)  ; elles  nagent  çà  et  là  dans  le  sporange,  jusqu’à 
ce  que  celui-ci  s’ouvre,  en  général,  par  le  sommet  d’un  cul-de-sac 
qui  se  développe  alors  ; les  zoospores,  une  fois  sorties,  nagent  plus 


* a.  Portion  do  la  fronde  de  VUlvalacluca.  dont  certaines  ccUuleKont  leur  contenu  û 
diverstîR  ptiasc-s  de  segmentation  et  de  production, îles  zoosfM»re«.  bt'jrij.  Z^Misptuesà 
4 cils  et  diverses  positions  |>endant  leur  locomotion,  d.  v.  yxH>spores  àï  cils  qui  leur 
étaient  mélt'^s.  I.orsqiic  J'ai  décrit  )>our  la  preiniéir  fois  le  dcvetoppcnicnl  de  ces  toos- 
porcs  (voy.  la  note  page  861),  je  le<  ai  prises  pour  des  spermatozoïdes  de  ces  algin-s, corps 
avec  lesquels  les  znospores  oui  longtemps  été  confondues. 

’*  t'onjugaison  du  Spirngyrn  {Cvnfrrva  ou  Zygnenia)  quÎMmnn  (d’apr*'s  Karslen). 
O n’.  felltiles  contenant  rendochrmne  en  spinle.  e f/’.  Endai  lirume  rasseinltlé  en  masse 
Sphérique  et  t gemmes  des  cellules  voisines  s*approelt«nt  l’une  vers  l'antre,  rd".  la» 
même  phénomène  plus  avancé.  Gemmes  faisatil  cummuniquer  ensemble  î cellules  et 
ayant  amené  la  l'éiinion  de  leur  contenu  en  une  spore  (»;>) 
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ou  moins  longtemps,  puis  se  fixent  à un  corps,  sur  lequel  elles  ger- 
ment en  s'allongeant  et  se  segmentant  en  un  tube  cellulaire  puis 
en  une  masse  aplatie,  sphéroïdale  ou  d'autre  forme  suivant  les 
ordres. 

Le  phénomène  appelé  Copulation  ou  Conjugaison  des  filaments 
(Irichoma)  des  algues  conjuguées  (Zÿÿucma,  Vaucheria,  Tyndaridea. 
Stourorarpus,  etc.)  est  une  variété  de  la  reproduction  par  gemmation 
plutôt  qu’un  mode  spécial  et  distinct.  Les  cellules  placées  parallèle- 
ment l’une  à côté  de  l’autre  correspondant  (fig.  290)  par  de  petits  pro- 
longements en  cul-de-sac,  lesquels  se  rencontrent,  et  la  double  paroi 
de  séparation  à leur  point  de  contact  se  résorbe,  d’où  alors  résulte 
une  communication  entre  ces  deux  tubes,  et  leurs  contenus  se  mélan- 
gent. C’est  à ce  moment  que  se  forme,  dans  une  des  deux  cellules 
ainsi  mises  en  communication,  une  masse  granuleuse,  qui  s’entoure 
d’une  paroi  de  cellulose  et  constitue  alors  une  spore  ; quelques  au- 
teurs croient  que  c’est  plutôt  un  sporange  qui  naît  ainsi,  car  on  ne 
les  a pas  vus  germer.  Il  en  nait  quelquefois  dans  des  cellules  non 
copulées. 

ART.  II.  PRÉPARATION  DES  ALGl'F.S  NALACOPHTCÉES  EN  GÉNÉRAI.. 

932.  La  subdivision  de  la  classe  des  Algues  qui  porte  ce  nom 
comprend  un  nombre  considérable  d’espèces  microscopiques 
vivant  ensemble  ou  .séparément,  et  qu’on  trouve  très-souvent  dans 
les  préparations  microscopiques  faites  pour  observer  des  objets 
d’une  toute  autre  nature. 

' C’est  dans  cette  subdivision  que  se  rangent  les  Cryptoccocus,  les 
Hygrocrocis,  les  LepUmitus,  etc.  Il  en  est  qui,  de  même  que  quel- 
ques champignons  microscopiques  forment  des  couches  qui  les  ont 
fait  appeler  parfois  Mycodermes  depuis  Persoon  et  Desmazières  (V. 
p.  913).  On  y compte  encore  les  Desmidiacées,  comprenant  \esClos- 
terium  ou  Luniilines,  les  Palmellées  ou  Protococcées  (Protococcus)^ 
les  Oscillariées,  les  Leptothri c,les  Anahœna,  les  Nostocs,  les  hlothrir, 
les  Conferves  proprement  dites,  les  Zygnema,  les  l’ivacées,  les  Faii- 
rheria,  les  Characées,  etc.  Nous  verrons  aussi  que  c’est  prés  des 
premières  des  plantes  que  comprend  celte  énumération  que 
doivent  être  rangés  les  Vibrioniens  autrefois  considérés  comme 
des  animaux  infusoires. 

L'eau  de  mer  colorée  en  rouge,  eU:.,  les  eaux  de  certains  lacs,  de 
divers  étangs  qui  se  colorent  diversement  seront  reconnues  aisé- 
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ment  comme  devant  leur  couleur  à In  multiplication  rapide  de 
diverses  do  ces  Algues.  Dans  les  eaux  douces  ce  sont  en  général  des 
palmellées  voisines  dn  genre  Gloeocapsa.  Dans  l’eau  de  mer  ce  sont 
les  Trtchodexmium  Ehrmhergii  Mont,  et  Uindsii  Mont.,  genre  voisin 
des  Anahaines  et  confondu  autrefois  avec  les  oscillaires.  Cet  exa- 
men doit  être  fait  à un  grossissement  de  500  à 600  diamètres. 

953.  Les  Demiidiées  sont  des  algues  microscopiqucsqui  scdislin- 
guent  des  Diatomées  par  leur  enveloppe  membraneuse  molle,  flexible, 
se  déformant  par  la  dessiccation,  se  détruisant  par  la  combustion  ; 
■elles  se  distinguent  surtout  par  leur  endochrome  (chlorophylle)  de 
couleur  verte,  lamellaire  et  rayonnant.  Au  milieu  de  cette  matière 
intérieure,  on  aperçoit  des  granules  plus  gros  dont  la  nature  parait 
être  amylacée.  Comme  les  Conjuguées  ou  Zygnémées,  elles  se  multi- 
plient par  des  sporanges.  Les  Desmidiées  sont  unicellulaires,  quoi- 
que leur  forme  la  plus’générale  soif  la  forme  bilobée.  Les  deux  lo- 
bes (héniisomates)  sont  identiques,  séparés  souvent  par  un  étrangle- 
ment marqué  d’une  suture  qui  n’est  point  l'indication  d’une  cloi- 
son. C'est  au  niveau  de  cette  suture  qu’a  lieu  la  rupture  qui  fait 
qu’un  individu  devient  deux  individus  ; cette  scission  est  toujours 
transversale  et  non  longitudinale.  (De  Brébisson.) 

Les  Desmidiées  n’ont  pas  de  mouvement  de  locomotion  comme 
les  Diatomées  ; elles  se  développent  en  abondance  sur  les  objets 
inondés,  surtout  sur  les  points  où  ils  sont  le  plus  exposés  à la  lu- 
mière. Un  mouvement  de  cyclose  des  granules  intérieurs  à été  ol)- 
servé  chez  quelques  espèces.  Les  individus  simples  sont  souvent 
groupés  dans  un  ordre  symétrique,  d’où  il  résulte  des  individus 
composés. 

Quelques  espèces  sont  disposées  en  filaments  cylindriques  {Hya- 
lolheca,  Didymosporinm),  ou  comprimés  {Sphœrosoma),  ou  même 
polyédriques  (Desmidium).  Le  plus  ordinairement,  les  petits  indivi- 
dus sont  libres  ; ils  sont  en  disques  rayonnants  (Micrasterias),  soit 
allongés,  plus  ou  moins  lobés-incisés  {Ei'astnim},  tantùt  arrondis, 
ornés  de  granules  (Cosmariiim),  tantôt  chargés  d’appendices  sail- 
lants, souvent  épineux  (Xanthidium,  Arthrodesmus,  Stauraslriim). 
Quelquefois  leur  forme  est  cylindrique,  atténuée  an  sommet  (Tet- 
memoriis,  Penium,  Spirotœnia),  ou  courbée  en  croissant  (CAoste- 
num).  Leur  enveloppe  est  lisse,  granuleuse  ou  striée.  Elle  parait 
fréquemment  entourée  d’un  enduit  mneilngineux  qui  fait  adhérer 
en  masses  de  nombreux  individus  de  certaines  espèces,  lorsqu’ils  se 
trouvent  rapprochés.  Dans  le  genre  Cosmocladium,  les  petits  indi- 
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vidus  sont  portés  par  une  sorte  de  pédicolle  rameux.  (De  bré- 
bisson.) 

Les  Desmidiées,  comme  les  Diatomées,  sont  réparties  assez  uni- 
l'ormément  dans  les  diverses  contrées  de  la  terre,  et  ne  paraissent 
pas  subir  d'influences  climatériques;  dans  presque  toutes  les  par- 
ties du  monde,  on  a observé  les  mêmes  espèces.  On  connaît  aujour- 
d'hui environ  trois  cents  espèces  de  Desmidiées.  Il  sera  question 
de  leur  préparation  à propos  des  Diatomées. 

.M.  de  Brébisson  regarde  les  Desmidiées  comme  se  rencontrant 
pi'csque  exclusivement  dans  les  eaux  douces,  notamment  dans  les 
eaux  limpides  des  tourbières  à Spbagnums.  Germain  de  Saint- 
Pierre  en  a observé  un  certain  nombre  d’espèces  dans  les  flaques 
d'eau  saumâtre  au  bord  de  la  Méditerranée.  — La  classe  des  Des- 
midiées, ou  Desmidiacées,  comprend  les  familles  suivantes  ; I^Des- 
uiDicEs  proprement  dites  (genres  üesmi(/ium,dpto9onum,  Didymogpo- 
rium,  etc.)  ; 2“  Micrastériées  (genres  Micrasterias,  Tetrachastrum)  ; 
5'’ CosHARiÉEs  {Cosmarium , Evaslrum,  Cosmocladium);'  Xarthi- 
DiÉES  (XanÜiidium,  Arlhrodestnm)  ; 5“  Staurastrées  (Staurastrum) , 
6“  Ci.osTÉRiÉEs  [Closlerium,  Docidium,  Triploceras,  Tetmemorus, 
Spirolœnia,  Penium,  etc.). 

93i.  Les  oscillaires  rectilignes  ou  en  spirale,  vertes,  jaunes  ou  à 
peine  colorées,  à contenu  mobile  dans  leur  intérieur,  progressent  de 
ü““’,40  à 0'"”‘,60  par  minute,  par  un  contournement  lent  quand  elles 
sont  en  spirale,  sans  modification  des  courbc.s  de  la  spire.  De  temps 
à autre  on  voit  l'extrémilé  antérieure  s'incliner  de  côté  à la  manière 
de  rextrémité  d'une  sangsue,  et  en  faisant,  quand  elles  sont  flé- 
chies, un  effort  de  redressement  assez  fort  pour  repousser  des 
amas  de  poussière  voisins.  L'ammoniaque  fait  cesser  leurs 
mouvements  sans  changer  leur  couleur  ni  leur  paroi.  L’acide 
sulfuri(|ue  gonfle  celle-ci,  jaunit,  puis  reverdit  leur  chlorophylle. 
t|u'elle  montre  disposée  en  contenu  cellulaire  biconcave  avec  len" 
ilancc  à une  division  cruciale.  Les  tubes  se  dissocient  en  cellules 
isolées  très-petites  lors  de  la  destruction  des  amas  d'oscillaires 
par  putréfaction.  (Voyez  page  524  l'action  de  la  teinture  d’iode 
sur  ces  plantes.) 

955.  Les  algues  microscopiques  parasites  de  I'Hohme  et  des 
.Mammifères,  sont  sur  les  muqueuses  : les  Merismopœdia  venlriculi 
Ch.  II.  (sarcine  de  l’estomac,  etc  );  Leptothrix  buccalis  Ch.  IL; 
üscillairc?  de  l’intestin,  Farre;  Leplomilus  uropliilus  Mont, 
(vessie);  Leptomitusï  de  llannover  (pharynx  et  œsophage);  Lepto. 
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»«</!«?  de  J épiderme;  Leptomitm?  de  Vuléms;  Leptomiliu?  du  mu- 
cus utérin  ; Leplomilus  Y de  l'œil,  etc. 

11  faut  citer  aussi  \esEnlerobryug  Leidy,  parasites  de  la  muqueuse 
intestinale  des  Myriopodes,  etc. 

Sur  les  cheveux  incultes  des  individus  malpropres,  sur  les  faux 
cheveux  restant  longtemps  sous  forme  de  coiffure  non  déroulable, 
on  trouve  parfois,  appliquées  contre  le  cheveu,  do  petites  masses 
microscopiques,  hémisphériques,  ou  à peu  prés,  formées  par  des 
Algues  de  la  famille  des  Pahnellées,  voisines  des  Télrasporés. 

Ejcamen  des  Vibrions. 

950.  Les  Vibrioniens  se  rapprochent  des  conferves  fdamcnteuses 
par  leurs  réactions  chimiques.  Leur  faculté  de  locomotion  se  re- 
trouve sur  beaucoup  de  conferves  : les  Diatomées  possèdent,  comme 
les  Bactéries,  un  mouvement  oscillant  ; des  Oscillaires,  et  en  parti- 
culier des  Leptothrix  ont , comme  les  Vibrions,  un  mouvement 
ondulatoire;  le  mouvement  circulaire  si  remarquable  des  Spi- 
rillum  se  retrouve  dans  les  confenes  du  genre  Spirulina  (Kùtziiig) 
qui  ont  la  forme  de  longues  hélices. 

Kntin,  pour  toutes  ces  conferves,  comme  chez  les  Vibrioniens,  la 
progression  a lieu  indifféremment  et  souvent  alternativement  par 
l'une  ou  par  l’autre  des  extrémités. 

L'opinion  de  M.  Davaine  sur  la  nature  des  Vibrions  a été  adoptée 
depuis  par  plusieurs  auteurs,  entre  autres  par  Babenhorst  qui 
classe  les  Vibrioniens  parmi  les  Oscillariées  (1805).  De  plus,  j'ai 
(1865)  montré  que  le  Vibrionien  du  üany-de-Rate,  c’est-à-rlire  le 
Bacteridium  n’était  autre  chose  que  l’Algue  nommée  Leplolhrix 
buccalis.  D’un  autre  cété,  les  Spirilluin  par  la  Spirochœles  se 
rapprochent  complètement  des  Oscillariées  du  genre  Spirulina 
Kûtzing.  Tous  ces  corpuscules  sont  insolubles  dans  l’ammoniaque 
et  non  solubles  comme  les  infusoires  animaux,  mais  ce  réactif 
arrête  leurs  mouvements. 

Les  Vibrioniens  n’ont  point  d’organes  de  digestion,  ni  d'organes 
de  locomotion;  ils  sont  homogènes  dans  toute  leur  étendue;  les 
deux  extrémités,  généralement  semblables,  n’ont  aucun  caractère 
particulier  qui  puisse  y faire  distinguer  la  tête  ou  la  queue,  et  leur 
progression,  qui  se  fait  aussi  bien  et  indifféremment  par  l’une  ou 
par  l’autre  de  ces  extrémités,  prouve  qu'il  n’y  a point  entre  elles  de 
distinction.  K»  cela  même  les  Vibrioniens  se  séparent  nettement 
des  animaux  chez  lesquels  des  segments  isolés,  des  tronçons  expé- 
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rimentalenient  détachés,  suivent  toujours,  dans  leur  progression, 
la  direction  que  leur  eût  donnée  la  tête. 

Les  nombreux  granules,  très-fins,  de  volume  uniforme,  que  le  mi- 
croscrope  montre  dans  les  mucus,  à la  surface  des  cellules  épithé- 
liales, linguales,  intestinales,  dans  beaucoup  de  déjections  intesti- 
nales, ont  un.  aspect  trés-caractéristique  ; elles  ont,  d'un  auteur  à 
l’autre,  reçu  des  noms  trés-dilTérents.  A.  la  surface  des  porte-objets 
laissés  dans  les  macérations,  etc.,  à la  surface  des  infusions,  etc., 
elles  forment  ce  que  Burducli  (Physiologie,  trad.  franç.,  1837,  t.  Il, 
p.  125)  appelait  la  couche  muqueuse  primordiale,  et  Pouchet  (Hété- 
rogénie, 1839  et  Nouvelles  expériences,  186i,  p.  585)  la  pellicule 
proligère  (voy.  aussi  plus  haut,  p.  559  et  589). 

Les  masses  ou  amas  grenus  ont  parfois  reçu  le  nom  de  Zoogloea  ; 
les  granules  sphériques  de  volume  uniforme  qui  composent  ces 
amas  ont  été  dits  par  Klob  comme  étant  le  Bacterium  punctum, 
passant  d’abord  à l’état  de  B.  termo,  puis  de  B.  catenula,  et  enfin 
à l’état  de  Leplothrir. 

Ce  sont  ces  granules  qui  sont  les  Micrococcus  de  Hallier  et  autres, 
deNenant  Bactéries  et  Leptothrix,  se  développant,  suivant  lui,  en 
Oïdium  dans  les  mucus,  en  Penicillum  à l’air,  lesquels  font  retour 
au  Mici'ococcm  par  certaines  do  leurs  formes  de  fructifications, 
fructifications  parmi  lesquelles  comptent  les  corpuscules  cryptoga- 
raiques  provenant  des  Oïdium  appelés  Cylindroteenium 

Si  ces  observations  de  Hallier  venaient  à être  confirmées,  c’est 
parmi  les  corps  reproducteurs  et  les  mycéliums  des  champignons, 
et  non  parmi  les  algues,  qu’il  faudrait  classer  ces  êtres. 

Suivant  M.  Üéchamp  (1867-1868),  ces  corpuscules  (mtcrococcits 
de  Hallier)  qu’il  a nommés  mycrozymas,  et  que  l’on  connaissait 
sous  le  nom  de  granulations  moléculaires,  sont  capal)les  de  se  se 
développer  en  Bactéries  ou  en  Vibrions,  qu’ils  proviennent  d’un 
tissu  végétal  ou  d’un  tissu  animal,  pourvu  que  l’on  réunisse  de 
bonnes  conditions.  Ce  développement  a lieu  par  accolemenl  bout 
à bout  et  soudure  des  granules.  Lorsqu’une  Bactérie  apparaît  dans 
un  milieu  non  organisé,  c’est  qu’un  microzyma  y été  apporté  du 
dehors.  Il  [Kînsc  avoir  démontré  la  vitalité  indépendante  des  gra- 
nulations moléculaires  de  toute  origine;  de  celle  des  poussières 

' II.  lloITmann  (1860)  pense  que  les  soi-disant  Micrococus  . p.  550)  qu’on  voit 
se  produire  dans  les  liquides  libres,  ou  dans  le  contenu  des  cellules  s'altérant,  ne 
sont  rien  autre  cliose  que  des  produits  de  désagrégation,  des  détritus  organi<|ucs, 
et  non  des  organismes  nouveaux. 
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(les  rues,  comme  de  celles  des  calcitires  tertiaires  et  même  des 
calcaires  plus  anciens.  Il  les  caractérise  comme  mUrozymas,  d'a- 
près la  possibilité  de  leur  évolution  en  Bactéries  et  en  Vibrions. 
Ces  microzymas  seraient  capables  de  se  nourrir  de  matières 
amylacées,  par  exemple,  et  de  fournir  en  échange  l'alcool,  l’a- 
cide acétique  et  l'acide  carbonique,  ou  les  produits  de  la  fer- 
iiientation;  capables  même,  en  l'absence  de  toute  matière  féculente 
ou  sucrée , de  donner  les  mêmes  produits  aux  dépens  de  leur 
propre  substance,  et  de  s'émacier  en  les  produisant,  bien  qu’en 
moindre  abondance.  MM.  Béchamp  et  Ëstoi'  assimilent  aux  mi- 
croii/mm  les  granulations  moléculaires  que  renferment  pres- 
(pie  [toutes  les  cellules  des  animaux;  ils  les  considèrent  comme 
pouvant  se  transformer,  de  microzymas  i.solés  qu’ils  sont  d'abord, 
en  microzymas  associés  en  forme  de  chapelet,  puis  en  véritables 
llactèric's.  La  transformation  peut  aller  encore  au  delà,  et  la  Bac- 
térie prendre  une  sorte  de  tôle  ou  renflement  nucléaire.  Kn  un 
mot,  le  Daclérium  chaînette,  le  Bactérinm  temio,  le  Bacterium  ca- 
pitatum et  le  Bactétridium  ne  seraient  que  les  phases  diverses  de 
l’évolution  des  Microzymas  des  cellules  animales.  Le  foie  serait  un 
des  viscère-i  les  plus  riches  en  microzymas.  L’étro  vivant  rempli  de 
microzymas  porterait  en  lui-même  ces  microphytes  ferments,  élé- 
ments essentiels  de  la  vie,  de  la  maladie,  de  la  mort  et  de  la  des- 
truclion. 

Ces  vues  resteront  à l’état  de  suppositions  pures  tant  que  la 
nature  chimique,  la  composition  immédiate  de  ces  granules  d'ori- 
gines si  diverses  restera  ignorée,  tant  qu’on  n’aura  pas  montré 
quelles  sont  les  actions  chimiques  qui,  se  passant  dans  leur  propre 
substance,  suscitent  les  actes  de  fermentation  et  autres  dont  on  les 
dit  être  cause  à l'égard  des  éléments  anatomiques  et  des  humeurs 
au  sein  desquels  ils  sont  plongés. 

D’après  B.  Crivelli  et  L.  Maggi  (ISfitI),  les  granules  (mi’crococ- 
cus,  microzyma)  s’unissent  en  série  linéaire,  commençant  d’abord 
par  deux,  trois,  quatre,  etc.  Arrivées  à six  granules,  il  est  des  séries 
qui  présentent  déjà  les  mouvements  propres  au  Vibrio  baciltus.  Au 
bout  de  vingt-quatre  heures,  elles  ont  tous  les  caractères  de  ce  Vi- 
brion. De  ces  derniers  dérive  un  étal  dans  lequel  ils  représentent 
un  mycélium  qui  donne  origine  aux  Ijeptothrix.  Le  volume,  des  gra- 
nules qui  se  forment  dans  les  infusions  varie  de  l’une  à l’autre  de 
celles-ci,  avec  la  nature  des  substances  différentes  qui  ont  servi  à 
les  préparer. 
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Les  Vibrions  ont  toujours  une  largeur  un  peu  moindre  que  celle 
des  granules,  mais  toujours  proportionnelle  à celte  largeur.  Les 
Leplotlirix  ont  toujours  aussi  une  largeur  proportionnelle  à celle 
des  mycéliums  dérivant  de  ces  vibrions 
11  est  important  de  prendre  ces  faits  en  considération,  car  ce 
n’est  que  sur  des  différences  saisissables  par  l’œil  à l’aide  du  mi- 
croscope, mais  le  plus  souvent  non  susceptibles  d'étre  formulées  en 
chiffres  par  la  micrométrie  (parce  qu'elles  sont  toujours  moindres 
que  1 millième  de  millimètre)  que  reposent  les  distinctions  qui  ont 
fait  donner  aux  Bactéries  et  aux  Vibrions  des  noms  spécifiques  di- 
vers 

957.  Les  Vibrioniens,  avides  d’oxygène , enlèvent  celui  qu’ils 
trouvent  dans  la  matière  organisée  qui  leur  sert  d’aliment.  Ils  fixent  de 
l’oxygène  avec  production  de  chaleur  et  d’acide  carbonique;  quant 
au  carbone,  à l’azote  et  à l’hydrogène,  ils  se  combinent  entre  eux,  et 
la  substance  organique  est  ainsi  détruite.  Les  Vibrions  ne  jouissent 


• Ces  faits  semblent  montrer  (|iie,  ainsi  i|ue  je  l’avais  indiqué  pour  quelques 

espèces  (confrontez  Cil.  Robin,  Hint.  natur.  des  végi^iaux  parasUrs.  Pnris,  1853, 
article  buccalis,  ôib,  et  Dictionnaire  de  Mt^dcchw , par  Littré  et 

Robin,  1*2*  édition,  48t»5,  artic’e  Itadi^ries] , c’est  dans  le  ^cnre  Ijrptothrix  de 
Kützing,  et  peut-être  dans  une  seule  espèce,  le  Uplothrix  buccalis  Ch.  Robin, 
que  doivent  être  rangées  les  formes  végétales  dont  les  noms  suivent,  qui  ont 
longtemps  été  données  d'un  auteur  à l’autre  comme  autant  d espéces  animales 
distinctes.  (Yoy.  sur  ce  point  11.  Iloflinann.  Mém.  sur  les^ Bactéries.  Bofanischc 
Zeitung,  avril  et  mai  18G9,  cl  Annales  de  sc.  nal.  Botanique,  t.  XI.  1809.  p.  1, 
pl.  I et  II.)  Ce  sont  les  Dacterium  termo  Elir.  Vibrio  lineola  Elir.  fiaettr. 
catenula.  Duj.  Zoogltra  tenno  Kohn.  [Microbactéries  de  Kofl'niann,  et  Vibrio 
bacillus,  de  Wyman;  le  l^onas  crcpuscutum  Ebr.  ou  Vibrio  subtilis  et  prolifer 
Ehrenberg,  remarquable  par  sa  disposition  en  trës-ûns  globules,  rangés  en  cha- 
l>clets,  .semble  en  être  la  forme  articulée  avec  pouvoir  réfringent  plus  fort.  C'est 
(le  lui  que  SC  rapprochent  les  Vibrio  cyanogenus  et  xantogenus  de  l uchs);  Bac- 
Urium  enchelys  et  B.  punctum  Elir.  Vibrio  tranulans  Elir.  Vib.  lineola^  rugula 
serprns^  bacillus  et  ambiguus  Duj.  Rabcnb.  Bactéridies  Davainc.  (Ce  sont  les 
mésob(ulèries  d'iloffmaim,  qui  nomme  macrobacléries  les  espèces  se  rapprochant 
plus  par  leur  volume  des  autres  Ixptothnx) . En  d’autres  termes,  les  ob.'^ervateurs 
modernes  les  plus  expérimentés  n’ont  pas  encore  pu  trouver  des  caractères  spé- 
ciliqiiescl  distinctifs  réels,  permettant  de  séparer  en  plusieurs  espèces  les  corps 
organisi's  très*répundus  désignés  ici,  Lien  que  des  vues  théoriques  ou  des  obser- 
vations trop  resli'eintcs  aiciii  fait  croire  le  conU'airc.  Ilolfmann  a constaté  que  les 
bactéries  vivent,  sc  dévedoppent  et  $e  multiplient  dans  les  liquides  alcalins  aussi 
bien  que  dans  les  liquides  acides. 

* Le  mode  de  développeir.cnl  dont  U vient  d’élre  question  a du  reste  déjà  été 
bien  décrit  et  figuré  par  il.  .\.  l'ouchet  (1859-1801},  et  par  J.  II.  Bennett  {On  the 
atmospheric  germ  theory  and  origin  of  infusoria.  Edimburgh  medical  journal. 
mars,  1808). 

HoBia.  — Hicroscope.  59 
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pas  de  propriétés  spécifiques  maifaisantes  d’un  autre  ordre  quecelles 
dont  il  vient  d’étre  q ;.\_lion,  de  propriétés  autres  que  celles  qui  se 
rapportent  à leur  énergiipio  faculté  d’assimilation,  amenant  la  dé- 
composition des  principes  immédiats  des  humeurs  et  des  éléments 
anatomiques  au  sein  desquels  ou  entre  lesquels  ils  se  développent. 
En  d’autres  termes,  pas  plus  que  tous  les  autres  végétaux,  ou  que 
les  anim.iux  infusoires,  ils  ne  sont  un  virus,  ils  n’ont  pas  de  pro- 
priétés virulentes,  qui  leur  soient  propres,  c’est-à-dire  spécifiques, 
variant  d’une  espèce  à l’autre,  pouvant  faire  regarder  comme  cause 
première  ou  agent  primitif  de  telle  maladie  que  ce  soit  toutes  leurs 
espèces,  ou  certaines  espèces,  à l’exclusion  des  autres.  Leur  petitesse 
se  prête  à ce  qu’ils  jouent  le  rôle  de  véhicule  pour  les  humeurs  viru- 
lentes qui  leur  servent  de  milieu  nutritif;  mais  ils  ne  sont  pas  le 
virus.  Il  n’y  a pas,  d une  espèce  à l’autre,  de  telles  différences  d’é- 
nergie sans  rap[K)rt  avec  leur  volume  et  leur  organisation  qui  fasse 
que  les  uns  soient  agents  virulents  primitifs,  les  autres  non  ; mais  en 
raison  des  propriétés  rappelées  ci-dessus,  ils  jouent  le  rôle  de  fer- 
ment, et  par  suite  un  rôle  épiphénoménal  ou  de  complication  dan- 
gereuse, comme  agent  de  putrescibilité  sur  le  cadavre  ou  sur  le 
vivant  déjà  malade,  ou  sur  celui  qui  ne  l’étant  pas  encore,  les  a re- 
çus dans  quelqu’un  de  ses  tissus  ou  de  scs  humeurs,  en  meme  temps 
que  le  virus  inoculé^*. 


' Ces  remarques  s'appliquent  naturellement  aus>i  aux  laits  qui  concenicnt  1a 
présence  des  cellules  colorées  de  la  faniille  des  palinellées  dans  l’air  du  voisinage 
des  marais  [Salisbury),  et  d’Al^^es  voisines  dans  la  vapeur  d'eau  condensée  à la 
surface  des  marais  pontins,  etc.  (Baleslra)  considérées  cuinmc  étant  la  cause  pre- 
mière, non-seulement  des  maladies  virulofiles.  mais  des  fièvrrx  iritermUiciUex. 
Ici  encore,  aux  cryjitogames  les  moins  connus  on  attribue  des  pn>priétés  qui 
n’ont  aucune  analogie  avec  celles  que  l’on  connaît  dans  lesaluues  et  les  cbatnpi- 
gnous  que  nous  pouvons  regarder  comme  bien  étudiés.  Ces  hyj>olhéscs  concernant 
la  cause  parasitaire  des  maladies  générales,  semblent  toutes  émises  dans  le  but 
de  chercher  à tourner  la  diflicullé  qui  est  représenté©  par  ia  connaissance  de  ce  en 
(juui  consiste  l'état  d’organisation,  et  de  ce  que  sont  les  différentes  formes  élé- 
mentaires sous  lesquelles  sc  présente  lu  substance  organis(*:^c  En  d'autres  tenues, 
ce  qu  il  y a de  moins  connu  dans  ceshypoüièses,  c’est  la  substance  attaquée,  c’est- 
à-dire  ce  qui  devrait  être  le  mieux  étudié,  elles  ne  cominenceroiU  à être  accej>- 
tables  en  lait  que  lorsqu’elles  ^'loiit  produitt^  par  des  auteui's  aussi  familiers 
avec  la  connaissance  de  ce  qu  offre  d’essentiel  l'étal  d organisation  qu  avec  celle 
des  cryptogames.  Or,  dans  l'étal  actuel  de  la  science,  les  choses  n’en  sont  pas  là, 
puis<{uc  les  Ijotanistes  les  plus  expérimentés  sont  conduits  à considérer  comme 
plantes  d’une  seule  et  mémo  espèce  les  bactêrirs  <juc  les  médecin^  et  les  cliimistes 
regardent  comme  diverses  spécillquement,  et  douées  de  propriétés  trés-dislinctes 
•Il  tant  que  feniients  et  virus. 
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Oïl  a considéré  comme  ferments  composés  par  des  Vibrioniens  : le 
ferment  de  la  putréfaction  (liacterium  tenno,  Vibrio  lineola,  F.  tre- 
mulans,  'V.  sublilis,  V.  ruijula,  Y.  prolifer,  V.  baciUus);  les  fer- 
ments lactiques  (B.  lermo?  ou  B.  catenula?  et  dans  le  lait  altéré  ; 
V.  synxanthus,  V.  syncijanus)  ; le  lermcnl  du  levain  {Bacteridium 
fermenti)  du  vin  tourné;  le  ferment  tarlriquo  droit;  le  ferment  de 
la  pourriture  (Baclerium  pulredinis)  ; le  ferment  butyrique,  et  les 
microzymas,  d’après  M.  béchamp.  (Voy.,  p.  913,*ce  qui  concerne 
l’examen  des  levures  el  la  note  ci-dessus,  p.  929,  pour  juger  la  va- 
leur de  ces  déterminations  spécifiques.) 

11  suffi!  de  changer  l'uiic  des  conditions  du  milieu  pour  voir 
périraussitôt.ou  en  très-peu  de  temps,  les  Vibrioniens  qui  s’y  trou- 
vent. L'n  abaissement  dans  la  lempératiirc  d’un  liquide  organique, 
la  substitution  d’une  eau  pure  à.  une  eau  corrompue,  d’eau  de  mer 
à de  l'eau  douce,  et  réciproquement,  font  disparaitre  les  infusoires 
filiformes  qui  s’étaient  développées  dans  ces  divers  liquides.  (Da- 
vaine.) 

938.  Après  avoir  bien  noté  que  tous  ces  corpuscules  considérés 
comme  divers  (Voy.  la  note  p.  929)  ne  représentent  que  les  étals 
successifs  d’une  même  espèce  d’Algues,  rappelons  des  faits  empi- 
riques que  décèle  le  microscope.  Les  Leptothrix  ou  Bactéries  ne  se 
trouvent  pas  dans  les  liquides  ni  sur  l’épithélium  du  mucus  de 
l’homme  et  des  animaux  vivants  et  sains.  Mais  à compter  de  dix 
ou  douze  heures  après  la  mort  brus  jue  de  l’iiomme  ou  des  ani- 
maux sains,  il  s’en  développe  dans  tout  le  tube  digestif  et  dans 
la  bile.  Il  s’en  développe  toujoui's  sur  les, résidus  alimentaires 
restés  entre  les  dents  et  les  papilles  linguales.  Il  s’en  développe 
pendant  la  durée  des  maladies  dans  le  mucus  de  tout  le  tube  di- 
gestif (voy.  p.  (>07),  où  ou  les  prépare  comme  s'il  s’agissait  de  voir 
le  mucus  ou  les  épithéliums  frais  de  ces  parties.  l.«euwenboeck  a, 
le  premier,  signalé  l’existence  de  Vibrions  dans  la  diarrhée.  M.  Le- 
bert  (I8i5)  les  a vus  dans  la  dysenterie.  Le  Vibrio  rugula  a été 
observé  dans  les  selles  des  cholériques,  par  .M.  A.  Pouchet  d'a- 
bord, en  1849,  et  depuis  par  Haincy  et  llassal  (1854,  etc.). 

Enlevés  par  la  vapeur  d'eau,  ils  peuvent  se  trouver  à l'étal  de  pous- 
sière ainsi  que  dans  l’baleine.  (Lemaire.)  On  les  a vus  dans  l’urine 
fraîche  de  la  cystite  chronique  (l)avaine);  du  catarrhe  vésical  (prdo- 
fiez)  ; dans  le  mucus  du  catarrhe  pulmonaire  (Pouchet)  ; du  coryza 
(Pouchet);  de  l’otite  chronique;  de  V inflammation  du  sac  lacrymal  ci 
du  conduit  nasal  (Tigri)  ; dans  les  ulcères  putrides  et  la  pourri- 
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tare  d'hôpital  M.  Leberla  sij'iialola  présPiice  soit  de  très-grands  Vi- 
brions, soit  d'Amibes  ; dans  les  viceratums  sijphilitùjues  (Donné, 
18Ô0);  dans  le  liquide  de  la  blennorrhayie  {Tiÿvi). 

Tigri  rapporte  deux  cas  de  fièvre  typhoïde  dans  lesquels  il  a pu 
voir  le  sang  se  peupler  d’infusoires  du  genre  Bacterium.  MM.  Coze 
et  Feltz  y ont  trouvé  l'infusoire  le  Bacterium  calenula.  Ces  obser- 
vateurs ont  constaté  de  même  l’existence  de  Bactéries  dans  le  sang 
varioleux,  et  onl  pu  de  même  inoculer  ces  infusoires  à des  lapins. 
B.  termo  et  B.  bacillus. 

M.  Davaine  est  le  premier  qui  ait  indiqué  le Bacteridium  {Leptothrix 
buccalu  Ch.  Rob.)  dans  le  sang  de  l’homme  et  des  animaux  atteints 
du  sang  de  rate,  de  charbon  et  de  pustule  maligne,  ainsi  que  dans 
le  liquide  séreux  ou  purulent  des  pustules  et  tumeurs  charbonneu- 
ses. Ses  expériences  l’ont  porté  à admettre  que  ces  Bacteridium  sont 
les  seuls  agents  du  développement  de  la  maladie  charbonneuse. 
Dans  la  forme  du  charbon  des  bétes  à corne  appelée  mal  des  mon- 
tagnes, on  trouve  les  mêmes  infusoires  {Commission  de  I868|. 

MM.  Signol  et  .Mégnin  ont  rencontré  des  Bactéries  dans  le  sang 
des  chevaux  atteints  de  la  maladie  dite  fièvre  typhoïde  du  cheval. 

959.  Dans  toutes  ces  circonslances,  la  présence  des  Vibrio- 
niens,  etc.,  se  constate  en  prenant  une  goutte  des  déjections  ou  du 
sang  tiré  des  vaisseaux  à l’aide  d’une  piqûre,  cl  on  procède  à l’exa- 
men immédiatement  à l'aide  d’un  grossissement  de  500  diamètres 
au  moins  sur  un  microscope  préparé  d’avance. 

Dans  tous  ces  cas,  en  effet,  le  sang  sorti  des  vaisseaux  se  peuple 
rapidement  d’infusoires.  Le  temps  de  le  porter  au  laboratoire  suffit, 
l>endant  les  grandes  chaleurs,  pour  que  cette  invasion  ait  lieu. 
Mais,  sur  l’homme,  si  l’on  examine  le  sang  au  lit  des  ipalades,  on 
ne  trouve  jamais  de  Bactéridies.  M.  Cbalvel  n vérifié  le  fait  avec 
soin  pour  la  fièvre  typhoïde,  le  choléra  et  la  rage.  On  sait  depuis 
longtemps  qu’à  l’amphilbéAIre,  au  contraire,  toujours  on  voit  le  sang 
du  cadavre  plus  ou  moins  envahi  par  les  Infusoires. 

AKT.  m.  UES  AHÏLOB.VCTEIt. 

940.  11  faut  rapprocher  de  la  descri])tion  des  êtres  microscopiques 
qui  naissent  et  se  développent  comme  les  Vihrioniens,  dans  des 
espaces  clos,  celle  des  corps  observés  par  M.  Trécul  {Comptes  rendus 
des  séances  de  l’Academie  des  sciences,  1865  II  ISaS)  et  par  M.  Ny- 
lander,  cl  appelés  Amylobacler. 

Kn  faisant  macérer  dans  l’eau  des  liges  de  plantes  appartenant  à 
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diverses  fnmilles,  M.  Trécul  a remarqué  que  le  latex  se  coagule, 
soit  eu  colonnes  homogènes,  soit  en  petites  masses  plus  ou  moins 
volumineuses.  Puis,  toute  la  substance  de  ce  latex  se  résout  en  cor- 
puscules beaucoup  plus  ténus  que  les  globules  primitifs.  Quand  les 
laticiféres  qui  les  contiennent  sont  mis  en  contact  avec  l’eau  iodée, 
ils  jaunissent  seulement;  mais,  dans  quelques  cas,  de  l’acide  sulfu- 
rique ayant  été  ajouté,  toute  la  matière  renlermée  dans  ces  latici- 
fôres  a pris  une  belle  teinte  pourprée.  Chacun  dos  petits  corps  con- 
stituants est  composé  de  deux  parties,  l’une  devenue  violette, 
l'autre  restée  incolore  ou  jaunie,  plus  grande  que  la  violette.  (Voy. 
comparativement  ce  qui  a été  dit  plus  haut,  de  l’inlluence  de  la 
teinture  d'iode  sur  les  Leptolhrix,  etc.,  p.  524.) 

Dans  d’autres  vaisseaux,  les  corpuscules  sont  de  deux  sortes 
(lig.  291)  : les  uns  sont  très-petits,  globuleux,  et  constituent  la 
masse  principale;  les  autres  sont  beaucoup  plus  volumineux, 
épars  au  milieu  des  premiers.  Ces  derniers  sont  le  plus  souvent 
elliptiques,  mais  dans  un  âge  plus  avancé  on  en  voit  s’allonger  en 
fuseau.  Ia;s  corpuscules  les  plus  petits  jaunissent  par  l’iode  seul, 
tandis  que  les  gros,  surtout  quand  ils  sont  fusiformes,  deviennent 
violets.  Le  volume  de  ces  êtres  n'est  souvent  que  de  5 à 7 milliè- 
mes de  millimèire,  taudis  que  les  granules  d’amidon  bacillaires 
ont  une  longueur  de  20  à 50  millièmes. 

On  ne  trouve  souvent,  dans  les  laticiféres,  que  de  ces  corpuscules 
fusiformes  violets,  avec  une  des  pointes  ou  plus  rarement  avec  une 
dos  pointes  incolores.  Ils  remplissent  tout  le  vaisseau,  ou  sont  mêlés 
à des  quantités  plus  ou  moins  grandes  de  latex  non  transformé. 
Assez  fréquemment  des  portions  du  vaisseau  pleines  de  ces  corps 
alternent  avec  des  parties  qui  sont  remplies  de  latex  coagulé,  mais 
non  transformé.  Ce  latex  occasionnant  de  distance  en  distance  des 
obstructions,  on  ne  saurait  prétendre  que  ces  plantules  ou  leurs  ^ 
germes  sont  venus  du  dehors. 

.Assez  souvent  ces  plantules  ont  la  forme  de  têtards.  Elles  sont 
alors  composées  d’un  corps  elliptique  ovale  qui  porte  un  long  ap- 
pendice à l’une  do  ses  extrémités  (o,  p).  C’est  ordinairement  cet 
ap|)endice  ou  sorte  de  queue  qui  seul  se  colore  en  violet  par  l’iode. 

Ces  petites  plantes  ne  se  forment  pas  seulement  ù l’intérieur  des 
laticiféres.  Elles  naissent  aussi,  soit  dnm  l'inlcrieur  dex  cellules 
mêmes,  parenchymateuses  ou  fibreuses,  soit  entre  les  cellules.  Dans 
l’une  et  l'autre  circonstance,  elles  sont  de  mémo  fusiformes  ou  en 
forme  de  têtards,  quelquefois  cylindroîdes  ; mais,  dans  ce  dernier 
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cas  même,  une  extrémité  est  souvent  notablement  plus  lar^e  cpie 


Fig.  ÎM.  — a,b,  e,  d.  AmyUthacter  capU^s  ^ léle  orale,  dressas  sur  la  face  interne 
d’une  cellule  in<'*dullaire  d un  rameau  de  deui  ans  du  Fictu  Caricn.  Le  reale  du  con- 
tenu de  la  cellule  composé  de  granulations  qui  jaunissent  par  l'iode,  et  de  cylindriciiles 
non  bleuis  par  ce  réaclif,  est  refoulé  au  centre  de  la  cellule  par  les  Amylohacter. 
line  des  formes  du  développement  des  Amylohacter  libres  à l'intérieur  des  fibres  do 
liber  du  figuier.  Il  y en  a à divers  degrés  de  l'évolution.  Ils  commencent  par  des  cor- 
puscules globiilofdes  ou  elliptiques,  qui  d'abord  ne  sont  pas  colorés  par  l'iode,  ou  qui 
jaunissent  seulement  sons  son  intlucnce.  .\prés  rallongement  de  ces  petits  corps,  qu'ils 
deviennent  capilés,  cylindriques  ou  fusiformes.  la  partie  initiale  reste  oirJiiiair.'nienl 
ou  très-souvent  incolore  (on  est  seulement  jaunie)  après  l'action  de  l'iode.  C’est  elle  qui 
constitue  la  tôle  des  Amylohacter  capités.  i,k.  Cette  di'^posilion  des  Amylohacter 
dressés  A la  surface  des  cellule^,  après  la  désagrégation  complète  de  celles-ci,  s’obtient 
très-aisément  aux  mois  d'aoét  et  septembre,  par  la  macération  de  rameaux  de  l'année 
du  Snmbucwt  nigra.  l es  cellules  figurées  ici  ont  été  données  par  l’écorce  du  pétiole 
d’une  feuille  ilgée,  déjà  notablement  jaunie  de  VAratia  jnponica  (commencement  de 
juillet),  t.  représente  les  grains  de  chlorophylle,  m,  ».  Kiagnient  d’un  vaisseau  du 
latex  de  \'Am»onia  lalifolia  contenanl  des  Amylohartrr  fiisiformes.  /.  Aniylobartcr  à 
tète  glohnlciise  observés  aussi  à la  surface  de  quelques  cellules  de  l'écorce  du  pétiole 
de  ï'Aralia  jaiMTiica.  o.  iteaux  Amylohacter  capités,  doiil  l'tm  à lètc  comme  étranglée, 
fait  assez  fréquent,  en  voie  de  division  et  Irés-mohilcs,  à queue  flextieuse  pendant  le 
mouvement,  progressant  lantôl  |var  un  bout,  tanUM  par  l'autre.  Us  atteignent  sou- 
vent deux  centièmes  de  millimétré.  .Abonüanl.s  dans  une  niacération  de  ranicaiix  du 
figuier,  effectuée  du  aoiU  au  6 septembre,  p.  Arnylobacter  à queue  altei  nalivement 
incolore  et  bleue,  tels  qu'on  les  observe  dans  diverses  plantes,  q.  Amylohacter  cylindri- 
ques mobiles  H flexueux  pendant  la  progression  à l'intéiieiir  des  cellules  de  la  moelle 
de  raine.iiix  de  l'aunée  tendus  longitudinalement  du  Fietts  cortc^i.  Ils  ont  de  0**,0()66 
à de  lom:ueur  siirü**,UÜit  de  largeur  (aoiU  et  sejiteinbre).  Ce^  Atnylol>acier 

sont  bleuis  à des  degré.s  Irés-divers.  Ils  le  sont  fort  souvent  tout  A fait  r,  s.  Amylobae~ 
ter  divers.  Toutes  ces  ligures  ont  été  dessinées  par  H.  Irécul,  sous  un  grossissement  de 
cinq  cents  diamètres  à 520.  l’our  les  préparations  du  figuier,  il  a opéré,  en  général, 
après  que  l’amidon  a disparu  des  cellules,  plus  r rement  avant. 
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l’autre.  Les  cellules  de  la  moelle  du  Figuier  sont  particulièrement 
favorables  pour  leur  production. 

11  est  im|iortant  de  faire  remarquer  qu’elles  naissent  dans  des 
cellules  parfaitement  fermées,  qui  n’ont  point  été  dérangées  de  leur 
siège  naturel  dans  je  tissu  végétal,  et  que  le  plus  ordinairement  on 
n’en  trouve  pas  entre  les  cellules  qui  eu  sont  remplies,  ni  entre  les 
cellules  qui  entourent  les  laticiféres  qui  en  contiennent  ; enfin,  que 
la  formation  intercellulaire  de  ces  corps  n’a  souvent  lieu  que  dans 
des  tissus  qui  ne  montrent  pas  la  formation  intracellulaire.  Il  con- 
vient d’ajouter  encore  que  le  liquide  dans  lequel  macèrent  les  tron- 
çons de  plante,  étudié  avec  le  plus  grand  soin,  ne  lient  pas  une  de 
ces  plantulcs  en  suspension.  11  est  bien  entendu  que,  pour  obtenir 
ce  dernier  résultat,  il  faut  examiner  le  liquide  avant  que  les  tissus 
soient  complètement  désagrégés,  avant  qu’une  partie  des  cellules 
soient  dispersées  dans  ce  liquide.  (Trécul.) 

Il  semble  bien  probable,  d’après  toutes  ces  circonstances,  que  le 
liquide  n'a  rien  apporté  aux  cellules  dont  il  s’agit,  d’autant  moins 
que  ces  cellules  sont  souvent  placées  profondément  dans  les  tis- 
sus, puisque  ces  plantules  peuvent  être  produites  dans  des  fibres 
du  liber  à parois  parfois  fort  épaisses,  qui  n’ont  certainement  rien 
laissé  pénétrer  dans  leur  intérieur.  Et  puis  les  premières  phases 
du  développement  individuel  de  ces  plantules  sont  ici  bien  plus 
faciles  à saisir  que  dans  les  autres  organes  cités.  Car  ces  petites 
plantes,  surtout  quand  elles  commencent  h se  montrer,  sont  sou- 
vent très-distantes  les  unes  des  autres.  De  plus,  elles  commencent 
toujours  par  un  corpuscule  incolore,  ordinairement  elliptique,  jau- 
nissant par  l'iode,  aux  deux  extrémités  duquel  on  aperçoit  quel- 
quefois comme  le  prolongement  d’une  petite  cellule  aiguë,  dont  il 
pourrait  être  le  noyau  centre  de  génération  ou  plasmatique;  puis, 
à l’un  de  ses  bouts , sans  doute  par  l’élongation  de  la  petite  cel- 
lule, naît  un  appendice  qui  s’allonge  graduellement,  et  qui,  dès  son 
début,  a la  propriété  do  se  colorer  en  violet  ou  en  bleu  par  l’iode. 
Dans  quelques  cas , l’appendice  de  ces  corpuscules  est  partagé  en 
parties  colorées  par  l’iode  alternant  avec  des  parties  non  colorées, 
comme  s'il  était  divisé  en  plusieurs  cellules.  Ces  faits  ont  conduit 
M.  Trécul  à admettre  que  ces  plantules  dites  parfois  amylifères 
peuvent  naître  et  se  développer  é l’intérieur  de  cellules  bien  closes, 
pendant  la  putréfaction,  sans  aucune  intervention  de  germes  venus 
du  dehors;  que  de  la  matière  organique  peuvent  provenir  ainsi  des 
corps  vivants  très-différents  de  la  substance  dont  ils  dérivent. 


Digitized  by  Google 


936 


PRÉPAnATION  DES  DIATOMÉES. 

941.  Pour  obtenir  ces  corpuscules,  on  plonge  dans  l'eau  pure 
d’un  flacon  à large  ouverture  les  fragments  des  rameaux  frais  des 
plantes  dans  lesquels  l’on  veut  les  observer.  Il  est  nécessaire  de 
faire  ces  expériences  par  un  temps  chaud  de  l’été  ou  du  printemps. 
On  peut  commencer  à chercher  à les  voir  au, bout  de  trente-sii 
heures  environ,  quand  la  surface  du  liquide  devenue  mousseuse, 
indique  la  pleine  fermentation  des  matières  sucrées  des  cellules  du 
végétal.  On  fait  ensuite  des  coupes  minces  de  celui-ci  comme  pour 
en  étudier  les  cellules.  On  place  la  préparation  dans  l’eau  ou  dans 
la  glycérine.  On  la  traite  ensuite  par  l'ea'u  iodée  ou  par  la  glycé- 
rine iodée;  on  peut  encore  les  mettre  directement  dans  la  glycérine 
iodée. 


ART.  IV.  — PRÉPARATION  DES  ALGDES  DIATOMÉES. 

942.  Les  Diatomées,  Diatomacées,  Navicules,  Navicelles  ou  Ba- 
cillariêes,  constituent  une  subdivision  particulière  de  la  classe  de» 
Algues,  considérée  comme  la  dernière  par  Kützing,  Montagne  et  au- 
tres. Elles  ont  longtemps  été  rangées  parmi  les  animaux  infusoires 
en  raison  de  la  nature  de  leurs  mouvements  qui  sont  assez  énergi- 
ques pour  qu'elles  puissent  déplacer  divers  des  corps  étrangers 
qu’elles  rencontrent  dans  leur  progression.  Mais,  bien  que  l’am- 
moniaque et  l’acide  chlorhydrique  fassent  cesser  cette  locomotion 
CCS  agents  n’attaquent  aucunement  leur  substance  comme  ils  le 
font  pour  celle  des  infusoires  que  l’ammoniaque  dissout  rapidement. 

Les  Diatomées  sont  des  Algues  microscopiques  unicellulaires 
(frustulcs),  les  parois  de  l’individu  consistent  en  une  enveloppe  sili- 
ceuse, rigide,  fragile  et  incombustible  (carapace).  Le  frustule  est 
composé  de  deux  valves  opposées  réunies  par  une  bande  de  même 
nature  dite  bande  connective.  Il  renferme  un  endochrome  jaunitre 
ou  plus  ou  moins  brun,  au  milieu  duquel  on  remarque  des  vésicules 
et  des  granules  de  nature  huileuse.  Les  Diatomées  sont  li.ssi- 
pares.  On  voit  sur  le  milieu  de  la  bande  connective  apparaitre  une 
ligne  longitudinale  qui  est  le  commencement  d’une  cloison  inté- 
rieure formée  de  deux  valves  opposées  dos  à dos,  entre  lesquelles 
doit  s’opérer  plus  lard  la  scission  qui  divisera  le  frustule  en  deux 
individus  semblables  au  premier,  mais  d’abord  plus  étroits. 

Les  Diatomées  présentent  en  outre  le  mode  de  reproduction  par 
conjugaison  par  suite  d’une  sorte  de  copulation.  (Voy.  p.  94ô, 
g 945.) 

Un  grand  nombre  de  Diatomées  et  spécialement  les  espèces  du 
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groupe  (les  Naviculées  sont  douées  d’un  mouvement  rectiligne  trùs- 
remarciuahle;  on  les  voit,  sous  le  champ  du  microscope,  s'avancer 
par  des  élans  spontanés  inlei  roinpiis  par  des  instants  d’inaction  et 
souvent  par  un  repos  prolongé. 

Chaque  frustule  constitue  un  individu  distinct,  mais  les  fruslulcs 
sont  groupés  chez  un  grand  nombre  d’espèces  en  individus  multi- 
ples ou  composés  de  petites  individualités.  D'après  de  Brébissoii, 
les  Fragillaria,  Ilimantidium,  Oilonlidium,  formés  de  séries  de  frus- 
tules  rectangulaires  présentent  des  fdaments  aplatis.  Quelquefois 
une  scission  s’opère  entre  chaque  frustule  d’une  série  alternative- 
ment en  haut  et  en  bas  et  les  frustules  continuent  d’adhérer  entre 
eux  par  les  angles  diagonalenient  opposés;  l’ensemble  présente 
alors  la  forme  d’un  petit  ruban  plié  ou  découpé  en  zigzag,  telle  est 
la  disposition  constante  dans  les  genres  Diatoma  et  LabeUaria.  Si 
le  lilament  est  formé  d’articles  cunéiformes,  la  multiplication  de 
ces  articles  par  flssiparitè  produira  la  forme  circulaire  ou  discoidc 
(Meridion)  et  même  hélicoîdc.  Les  frustules  sont  quelquefois  portés 
sur  des  pédicclles  simples  ou  raineux  et  ressemblent  à de  petits 
étendards  (.dc/mont/ies),  tantôt  ils  sont  cunéiformes  et  donnent  lieu 
à des  éventails  {Lietnophora,  Podosphenia).  Quelques  Diatomées  s’at- 
tachent sans  support  aux  plantes  inondées  (Cocconema,  Epithemia). 
Les  Mlzschia,  les  Synedra  ont  de  longs  frustules  étroits  hacillariés 
qui  se  groupent  en  faisceaux  sur  les  plantes  aquati(|ues.  Les  frus- 
tules  du  Bacillaria  paradoxa  glissent  les  uns  après  les  autres,  cha- 
cun dépassant  le  pnicédent  d’une  partie  de  sa  longueur  (comme  les 
tubes  de  la  flûte  de  l’an),  puis  ils  se  replacent  successivement  dans 
leur  situation  primitive  pour  recommencer  à glisser.  Le  genre  le 
plus  nombreux  en  espèces  est  le  genre  Navicula,  ce  sont  des  frus- 
tules isolés  en  forme  de  IS'avctte.  Les  Pleurosigma  sont  de  longs 
frustules  contournés  en  S couverts  des  plus  fines  ciselures.  Dans 
les  genres  Schizonema  et  Colletonema,  les  frustules  naviculés  sont 
associés  dans  des  filaments  gélatineux.  La  carapace  des  Biddul- 
phiées  et  surtout  des  Cosciuodiscées  offrent  des  réseaux  d’une 
finesse  extrême.  (De  Brébisson.) 

Les  Diatomées  habitent  les  eaux  douces  ou  salées.  Elles  s’atta- 
chent aux  plantes  inondées,  elles  forment  souvent  des  couches  co- 
lorées sur  la  vase  des  eaux  trani|uillcs.  On  les  trouve  pendant 
toute  l’année,  mais  plus  abondamment  l’hiver  et  dans  les  saisons 
pluvieuses. 

Les  Diatomées  ont  été  trouvées  é l’état  fossile  dans  toutes  les  par- 
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tips  du  monde,  en  France  (dans  l’Ariégo),  en  Allemagne  (à  Berlin), 
en  Afrique  (pri^s  d'Oran),  etc.;  en  Amérique,  on  en  a dérx)uvert  des 
couches  de  plusieurs  mètres  d’épaisseur.  Ces  fossiles,  en  raison  de 
leur  nature  siliceuse  et  de  la  finesse  de.  leurs  corpuscules,  sont  em- 
ployés dans  les  arts  sous  le  nom  de  IripoUs  et  servent  à polir  les 
métaux.  En  faisant  calciner  des  masses  d’une  Diatomée  filaraen- 
leuse  dont  les  flocons  bruns  flottent  en  automne  sur  les  eaux  dor- 
mantes, M.  de  Brébisson  a obtenu  un  tripoli  sans  mélange  de  sable 
et  d’une  finesse  parfaite. 

9A3.  Si,  lorsque,  au  fond  de  mares,  de  fossés  ou  d’amas  d’eau 
de  pluie,  on  aperçoit  sur  le  fond  s’étendre  des  couches  d’un  brun 
jaunâtre,  on  racle  ces  points  avec  une  cuiller  à manche,  de  manière 
à détacher  le  moins  de  vase  possible;  on  sera  presque  certain 
d’obtenir  ainsi  une  abondante  provision  de  Diatomées.  Dans  les 
mêmes  circonstances,  un  enduit  de  couleur  verte  eût  indiqué  la  pré- 
sence des  Desmidiées. 

Les  espèces  filamenteuses,  telles  que  les  Himanlidium,  Fragi- 
laria,  Tabellaria,  Dialoma,  Desmidium,  Ilijalotheca,  etc.,  peuvent 
être  déposées  en  masse  dans  une  fiole,  en  laissant  l’eau  s’égoutter 
un  moment  et  bouchant  ensuite;  le  mouvement  du  transport  est 
alors  moins  à craindre.  Il  serait  encore  préférable  d’achever  d’em- 
plir les  flacons  avec  quelques  tampons  de  mousse  humide. 

C’est  dans  ce  cas,  et  surtout  pour  les  Diatomées  portées  sur  des 
pédicelles,  comme  les  Licmopliora,  Rhipidophora,  Achnanthes,  Coc- 
conema,  etc.,  qu’il  est  très-avantageux  de  les  étendre  par  petites 
masses  et  avec  les  Algues  qui  leur  .servent  de  support  .sur  des  mor- 
ceaux de  chiffon  qu’on  entasse  dans  les  boites  où  il  reste  assez 
d’humidité  pour  les  conserver  en  bon  état.  (De  Brébisson.) 

Pour  les  espèces  libres,  telles  que  les  jNaviculées,  Surirellées  et 
la  plupart  des  Desmidiées,  on  peut  emplir  les  bouteilles  sans  beau- 
coup de  précaution,  puisque  plus  tard  on  profitera  de  leur  ten- 
dance A se  diriger  vers  la  lumière  pour  les  voir  se  séparer  d’elles- 
mémes  des  impuretés  prises  avec  elles 

Des  Diatomées  libres,  telles  que  les  Pleurotignia,  Navicula,  Am- 
phora,  Amphiprora,  etc.,  abondent  dans  les  eaux  salées  que  la  mer 
dé|K)se  dans  les  fossés  du  littoral,  dans  les  flaques  qui  bordent  les 
rivières  à leur  embouchure.  Dans  les  parcs  à huilres  abandonnés, 

' On  iiourra  durant  ces  études  consulter  avec  fruit  les  cmiurirs  de  Diato- 
nieos  préparées  par  Th.  Eulcnslein.  [Dialomacramm  s/iecir»  Ujpicar , Dresdæ, 
1870.) 
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dont  la  sécheresse  a détaché  le  fond  en  croûtes  crevassées,  on  peut 
emporter  ces  plaques  de  vase  qui  renferment  une  grande  quantité 
d'espèces  marines.  On  recueille  quelques  Desmidiées  très-fines, 
telles  que  les  Staurastnm,  qui  s'attachent  aux  brins  d’herbes  sub- 
mergées en  saisissant  celles-ci  entre  les  doigts  de  la  main  que  l’on 
creuse  en  cuiller  c't  qu’on  retire  de  l’eau  en  entraînant  ce  léger  en- 
duit. 

La  récolte  terminée,  il  faut  préparer  les  espèces  délicates,  telles 
que  les  filamenteuses  et  les  stipitées,  que  l'on  n’a  pu  disposer  sur 
place.  Il  suffit  de  prendre  de  petites  portions  avec  la  pointe  d’une 
plume  à écrire  taillée  eu  cure-dent,  etc.,  et  de  les  étendre  sur  le 
porte-objet.  Quant  aux  Desmidiées  et  Diatomées  libres  qu'on  a re- 
cueillies mêlées  au  sable  ou  à la  vase  des  mares,  fossés  ou  flaques 
que  l’on  a explorés,  on  met  le  contenu  de  chaque  flacon  dans  un 
vase  séparé,  tel  qu'une  assiette  creuse  ou  une  soucoupe,  que  l’on 
place  dans  un  lieu  exposé  à la  lumière,  mais  ù l’abri  du  soleil  qui 
déterminerait  des  bulles  d’air  dans  ce  dépôt  et  empêcherait  sa  sur- 
face d’étre  unie.  (De  Brébisson.) 

Au  bout  d’un  ou  deux  jours,  suivant  qu’il  s’agit  de  telles  ou  telles 
espèces,  on  voit  la  couche  vaseuse  qui  s’est  déposée  au  fond  des 
soucoupes,  se  couvrir  d’une  teinte  brune,  si  elle  renferme  des  Dia- 
tomées, ou  d’une  pellicule  verte,  plus  ou  moins  muqueuse,  sou- 
vent chargée  de  petites  houppes,  si  ce  sont  des  Desmidiées.  Dans 
tous  les  cas,  on  incline  doucement  le  vase  pour  en  faire  sortir  la 
plus  grande  partie  de  l’eau  et  alors,  sur  la  surface  chargée  de  fru- 
stnles,  on  promène  un  petit  pinceau  ou  les  barbes  d’une  plume, 
en  ayant  soin  de  ne  pas  atteindre  la  couche  terreuse.  Le  pinceau 
est  ensuite  lavé  dans  une  capsule  ou  godet,  où  se  déposent  les  fru- 
stules  sans  aucun  corps  étranger  si  cette  opération  a été  faite  avec 
légèreté.  Quand  on  a ainsi  obtenu  une  espèce  séparée  ou  qu’elle  est 
dominante,  on  devra  en  faire  des  préparations  immédiatement  ou 
réserver  ces  récoltes  dans  des  flacons  séparés,  étiquetés  et  remplis 
d’alcool.  Plus  le  diamètre  du  vase  est  petit,  plus  la  couche  de  fru- 
stules  est  épaisse  et  facile  à enlever.  (De  Brébisson.) 

Cette  méthode  est  applicable  surtout  aux  espèces  des  genres  Na- 
vicula,  Pleurosigma,  Siirirella,  Nilzschia,  etc. 

En  formant  des  échantillons  sur  mica  au  moyen  de  la  pointe 
d’une  grande  plume  garnie  de  barbes,  il  est  nécessaire  de  gommer 
un  peu  l’eau,  si  les  frustules,  à cause  de  leur  grosseur,  montraient 
de  la  tendance  à se  détacher.  Cette  précaution  est  surtout  indis- 
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pensables  pour  certaines  Üesniidiées  se  soulevant  facilement  par 
la  dessiccalioii.  (Yoy.  p.  9'2f.) 

Ko  renouvelant  l’eau  de  temps  en  temps  dans  les  vases  qui  ser- 
vent de  réservoirs,  on  peut  garder  vivantes  Irés-longteinps  ces  al- 
gues microscopiijues.  Les  espèces  marines  réclament  surtout  de 
l’eau  de  mer  bien  fraicbe  ou  de  l’eau  ordinaire  dans  laquelle  on  fait 
dissoudre  de  trente  à quarante  grammes  de  sel  de  cuisine  par  litre. 

Lorsque  le  dépôt  qui  se  forme  dans  les  soucoupes  est  mélangé  de 
débris  de  végétaux  ou  de  corps  étrangers  qui  empêchent  sa  surface 
d’étre  assez  plane,  on  peut,  en  tamisant  sur  ce  dépôt  inégal  une 
couche  de  sable  fin  et  pesant,  tel  que  du  grés,  établir  un  sol  artifi- 
ciel uni,  dont  bientôt  les  Diatomées  viennent  chercher  la  surface. 
On  place  sur  ce  dépôt  un  morceau  de  tissu  de  fil  ou  de  coton,  en 
l’y  maintenant  appliqué  par  le  poids  de  quelques  grains  de  plomb 
de  chasse.  Les  frustules  ne  lardent  pas  a traverser  ce  tissu  et  l'i 
s’étendre  à sa  surface  d’où  il  est  facile  de  les  enlever. 

Si  la  vase  ou  les  végétaux  submergés  renferment  des  Diatomées 
on  trop  petit  nombre  pour  en  attendre  une  couche  facile  à enle- 
ver, on  met  ces  substances  au  centre  d’un  morceau  de  toile  fine, 
de  lin  ou  de  colon,  dont  on  forme  un  petit  sachet  aVrondi,  placé  au 
contre  d’une  assiette  pleine  d’eau.  Les  Diatomées  ordinairement, 
après  quelques  heures  de  repos,  traversent  le  tissu  qui  les  contient 
et  se  disséminent  sur  le  fond  de  l’assiette  où  l'on  peut  alors  facile- 
ment les  recueillir  dans  un  état  de  pureté  complète. (De  lîrébisson.) 

Les  Desmidiées,  qui,  pour  la  plupart,  ont  des  corpuscules  libres, 
forment  dans  ces  mêmes  conditions  d’éducation  une  couche  mu- 
queuse que  l’on  enlève  aisément  avec  une  cuiller  mince  ou  avec 
une  lame  de  couteau.  Quand  on  n’a  pas  le  temps  de  profiter  de  leur 
propension  à rechercher  la  lumière  cl  à s'établir  à la  surface  du 
dépôt  que  renferment  les  vases  dans  lesquels  on  conserve  ces  .li- 
gues, on  peut  agiter  les  débris  de  végétaux  auxquels  les  Desmidiées 
sont  le  plus  souvent  mêlées;  leur  pesanteur  étant  plus  considérable 
que  celle  de  ces  détritus,  en  décantant  avec  précaution  l’eau  d’uii 
vase  dans  un  autre  et  en  s’aidant  d’une  barbe  de  plume  pour  faire 
sortir  les  débris  flotlants,  on  obtiendra  un  résidu  assez  pur,  com- 
posé de  Desmidiées  que  leur  couleur  verte  rend  apparentes.  On  rt>- 
pétera  ce  transva.sement  autant  de  fois  (|u’il  sera  nécessaire,  en 
ajoutant  assez  d’eau  pour  diminuer  l’elfet  du  mucilage  propre  à ces 
algues  et  qui  tend  à les  faire  adhérer  aux  débris  dont  on  veut  les 
séparer. 
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Presque  toutes  les  espèces  fossiles  des  diverses  couches  géo- 
logiques existent  encore  à 1 elat  vivant  pour  les  Dcsinidiées,  et 
les  Uiatomées.  11  y a 20  à 50  ans,  le  nombre  des  espèces  de  Ilia* 
tomées  connues  était  à peine  de  200  ; les  travaux  récents  de  plu- 
sieurs observateui's  ont  porté  le  nombre  des  espèces  bien  carac- 
térisées à plus  de  2000. 

9t4.  Nous  donnons  ici  (lig.  292),  d'après  M.  Germain  de  Saint- 


Fig.  — Figui'M  partielles  de  1 à ü (Germain  de  Soinl-Fieri'e).  — Objets  grussis  de 
100  i fois  environ. 


Fig.  I,  t,  s.  — FmtltiUa  uionif»  fS  variétés  ou 
sous-«^pécet). 

Fig-  ♦.  — y'arinla  riridtlâ. 

Fig.  s.  — PiMularig  nridu. 

Fi^.  S.  — Pleurosigmti  atlennaltim. 

Fig.  7..—  nopàoseti  mtdUeTfOÂca. 

Fig.  8.  — Ü/ii/Smis  twrgtdê. 

Fig.  I.  — C'lm^riia  çattroid($. 

Fig.  10.  It.  11.  — Cloilrrism  riPtr- 

jrsisi  S xariélés  Ou  tous^spéers). 
Fig.  IS.  — Sviitdra  nlna. 

Fig.  11.  — Plaçgogramma  Pntntianim. 

Fig.  IS  — Le  même,  vu  ilr  tirolil. 

Ftg.  16.  — Ciomphoatiaa  cfauiricttm, 

Fig.  1*.  — Le  même,  vu  de  uiotil. 

Fig.  11.  — Pffiutaia  Brawiii. 

Fig.  It.  — ' AmpHtprora  itilaihia. 

Fig.  90.  ~ rrirrrolfvm 

Fig.  11.  — OimpalodUnn  coitatui. 

Pig.  99.  — Bidttklphia  puUkplta. 

Fig.  9S.  — Le  méuie,  vu  p >r  le  sommet 
Fig.  il  — ÀMpmiarat  aaudtluriano^ 

Fig.  n.  — Le  même,  vu  de  proüJ 


Fig  91.  — ùpclgotha  tpfealam. 

Fig  17.  — Le  iiiênie,  vu  de  prolil. 

Fig  94.  — .SfOMreifrmu  paradoiam- 
Fig.  9t  — bitfloeitf  mtoare. 

Fig  50.  — Takeltaria  featUrala. 

Fig  SI.  — Bantlaria  paradota. 

Fig  SI  Fritorin  crltlê'tiad. 

Fig.  SS.  — Vtnosifnat  leiracera. 

Fig-  SI.  — ÂUfrlf>n/Ua  form>tû.. 

Fig.  S8.  — Fraaillarta  matulfiUt. 

Fig.  St.  — Diuoiira  (les  disques  réuni» 

en  hge  ryltiidri'|iio  i. 

Fig.  S7.  — Un  disque  i«oié  du  même»  vu  de  face. 
Fig.  SI.  — PndotphoHia  MipUala. 

Fig.  S9.  — PktpuUphora  aatifaité. 

Pig.  10.  — «iomnAiMiWta  nliracta. 

Fig.  il.  — Vtridia.  tirraïare. 

Fig.  19,  — neuifriislules  molésdii  mémo. 

Fig.  iS.  — Fatapapta  Zaiiacas  ( une  itioiliê  de 
l’aiineau  qui  contlilue  Findividu 
multiple  complet.) 

Fig  il.  — Un  fmslule  isolé  du  métue. 
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Pierre  {Dict.  de  Botanique,  Paris,  1870,  page  405),  la  figure  d’une 
série  d'espèces  qui  se  rencontrent  souvent  dans  les  préparations 
d'objets  provenant  des  eaux  douces  ou  salées. 

Les  Diatomées  ou  Diatomacées  constituent,  selon  M.  de  Bré- 
bisson,  quatorze  familles  : Lûmophorées,  Fragillariées,  Slriaiellées, 
Surirellées,  Coscinodicées,  Melosire'os,  Biddulphiées,  Eunotiéea,  Acan- 
Ihéeg,  Cymbellees,  Gomphonémées,  Schizonémées,  Naviculées,  Acti- 
nücées.  A ces  quatorze  familles,  une  quinzième,  celle  des  Ambula- 
toriées,  a été  ajoutée  par  Germain  de  Saint-Pierre  (1866).  Ce  groupe 
se  compose  de  genres  dont  les  espèces  sont  filiformes.  Chaque  in- 
dividu est  constitué  par  un  tube  cylindrique  régulier,  arrondi  aux 
deux  extrémités,  continu  ou  cloisonné,  à anneanx  discoïdes  plus 
rarement  subglobulcux  et  contenant  de  très-fines  granulations.  Le 
diamètre  de  ces  petits  tubes  est  d’un  à quelques  centièmes  de  mil- 
limètre. Ces  êtres  se  rapprochent  surtout  des  Diatomées  comprises 
dans  les  genres  Discosira  et  Melosim;  ils  rappellent  aussi  les  fila- 
ments des  Üscillaires  et  surtout  des  Lyngbia.  .Mais  les  Oscillaires 
sont  fixées  à une  de  leurs  extrémités,  sont  groupées  en  pinceaux,  et 
ne  présentent  que  des  mouvements  d'ondulation  sur  place;  les 
Lyngbia  se  composent  d’un  tube  transparent  occupé,  par  intervalles 
seulement,  par  une  série  d'anneaux  colorés,  et  comprenant  des  es- 
pèces rarement  oscillantes.  Quant  aux  disques  réunis  en  cylindres 
dns  Diecosira  et  des  Melosira,  on  ne  parait  pas  les  considérer  comme 
doués  de  mouvements  manifestes. 

Le  groupe  des  Ambulalorieœ  (Ambulatoires)  est  au  contraire 
essentiellement  caractérisé  par  le  mouvement  spontané  et  volontaire 
de  locomotion  par  reptation  des  espèces  qui  le  constituent,  qui  <ra- 
versent  plus  ou  moins  lentement,  plus  ou  moins  rapidement  le 
champ  du  microsro[>c,  et  dans  tous  les  sens,  luttant  pour  frani'hir 
les  obstacles  ou  les  évitant;  quelquefois  revenant  sur  leurs  pas, 
l’extrémité  postérieure  (qui  ne  parait  pas  différer  de  l'antérieure) 
prenant  alors  le  rôle  de  la  tête. 

C'est  dans  les  flaques  d’eau  saumAtre  des  bords  de  la  .Méditer- 
ranée, à Hyéres,  dans  le  voisinage  de  la  presqu’île  de  Glens,  qu’il  a 
rencontré  les  espèces  (complètement  invisibles  à l’œil  nu)  de  ce 
groujie  d’Algues  micioscopiques  douées  de  mouvements  de  locomo- 
tion volontaires;  les  espèces  assez  nombreuses  et  trés-caraclérisées 
qui  constituent  cette  famille  peuvent  être  réparties  en  plusieurs 
genres,  (fig.  ‘293.) 

De  l’eau  bourbeuse  et  noirAtre  s’étant  saturée  de  gaz  sullliy- 
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drique,  en  examinant  alors  de  nouveau  le  contenu  des  diffé- 
rents tubes , Germain  de  Saint-Pierre  vit  que  non-seulement 
les  microzoaires  qui  y pullulaient  précédemment  avaient  cessé 
‘ d’exister,  mais  que’  les  Navicules  et  autres  Diatomées  à test  solide 
n’ètaien^lus  douées  de  mouvement  ; les|espèces  du  groupe  des  Am- 


Fig.  Ï9Ô.  — Es[wces  connues  de  la  ramille  des  Ambulatoriées  grossies  de  10 1 à 300  fois 
environ.  — Fig.  1,  Z,  4.  5.  6,  7,  9,  11,  15, 15,  16  et  1H,  individus  enlicrs  considéra- 
blement grossis.  ~ Fig.  8.  10,  12.  14,  17  cl  19,  fragments  do  quelques-unes  de  ces 
espèces  grossies  forte  puissance  : le  diamètre  réel  de  l'une  des  plus  petites  espèces 
{V Atomaria  atjilis)  est  de  quatre  centièmes  de  millimètre  ; le  diamètre  de  la  plus 
grosse  espèce  (l'Alotnaria  giganUa)  est  de  12  ccnliéiiics  de  millimétré  {celte  espèce  est 
presque  visible  à l'œil  uu).  D'après  Germain  de  Saint-rierre. 


Fig.  I.  » Atomaria  Uicais. 

Pig.  J. 

Pig.  s.  a4.  calftnüata. 

Pig.  4.  — À.  agilis. 

Pig.  5.  — i4.  granulata. 

Pig.  a.  — A.  gigaalea. 

Pig.  7-  — Orvelarta  torgiuio. 

Fig.  i.  — Fragment  du  tih^mc  (grossiMemcnt 
plus  coniidêratite). 

Fig.  9.  — Bguis<tar(a  H/td«. 

Pig.  10.  Pra^^ment  du  même  (id.; 


I Fig.  il.  — Trsduarta  omalata. 

Pig.  ta.  — Fragment  du  mémo  (grossisstment 
I plus  consiilêralile). 

! Fig.  IS.  — Sralarla  raçiéa. 

Fig.  H.  — Prngnient  du  même.  I 

. Pig  is.  ~ Biseriatia  impattens. 

■ Fig.  iS.  — B.  Serpent. 

I Fig.  17.  — Frigment  du  mémo. 

! Fig.  18.  — Pueainria  lucida. 

I Fig.  18.  — Fragment  du  mémo. 


bulatoriées  seules  paraissaient  n’avoir  aucunement  souffert,  et  con- 
tinuaient à circuler  dans  les  gouttes  d’eau  placées  sous  l’objectif  du 
microscope. 

945.  Les  Diatomées  {Gomphonema,  Cocconema,  Eunotria,  Fragila- 
ria)  SC  multiplient  par  conjugaison'.  Le  phénomène,  pour  être  ob- 
servé, exige  l’emploi  d'objectifs  grossissants  de  400  à 600  diamètres. 
Dans  les  premiers,  les  surfaces  concaves  des  frustules  conjuguées 
sont  presque  immédiatement  appliquées  l’une  contre  l’autre.  De 
chacune  de  ces  surfaces  s'élèvent  peu  à peu  deux  petits  mamelons, 
qui  se  rencontrent  avec  deux  mamelons  semblables  émanant  du 


* Thwaitie»,  Sur  la  conjugnao»  des  DiatomCes  (Annale.i  des  sciences  nnlu~ 
relies,  1817,1.  VII,  p.  374],  et  Deuxième  note  sur  la  conjugaison  des  Diatomées 
{ibid).,  1848,  1.  IX,  p.  60,  pl.  II  et  III). 
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trustulc  opposé.  Ces  mamelons  sont  l’origine  de  deux  tubes  de  com- 
munications qui  se  forment  par  abouchement  des  extrémités  qui  se 
rencontrent,  line  fois  cet  abouchement  opéré,  le  contenu  (endo- 
clirome)  des  deux  frustules  se  mélange  et  produit  deux  masses 
d'abord  irrégulières  placées  entre  les  frustules.  Bicntât  ces  masses 
se  recouvrent  chacune  d’une  membrane  lisse  et  cylindrique. 
Ce  sont  alors  de  jeunes  sporanges  qui  s’allongent  peu  à peu  en  con- 
servant une  forme  à peu  prés  cylindrique,  jusqu’à  ce  que  leur  di- 
mension excède  de  beaucoup  celle  des  frustules  qui  leur  ont  donné 
naissance.  Lorsque  enfin  ces  organes  sont  arrivés  à maturité,  leur 
surface  devient  striée  transversalement  comme  celle  des  frustules. 
Vers  l’époque  où  a lieu  le  mélange  du  contenu  des  deux  frustules 
conjugués,  ceux-ci  se  divisent  longitudinalement  en  deux  moitiés, 
au  niveau  de  deux  mamelons  qui  sont  l’origine  des  tubes  de  com- 
munication des  endoebromes.  Ils  restent  d’abord  réunis  par  une 
membrane  très-délicate,  qui  ne  tarde  pas  à disparaître. 

946.  l‘ré]mrntion.  — L’alcool  créosoté  (voyez  p.  574-375)  sera 
choisi  pour  préparer  les  Diatomées  filamenteuses  {Fragilaria,  Hi- 
manlidium,  Diatnma),  les  stipitées  {Gomphonema,  Liemophora,  Àch- 
luintbes) , ou  celles  qui  sont  renfermées  dans  un  tube,  comme  les 
Scliizonémées  dont  on  désire  voir  la  disposition  naturelle.  Mais  il 
est  indispensable  pour  les  détails  des  frustules  qui  donnent  les  carac- 
tères distinctifs  des  espèces  d’en  avoir  des  préparations  à sec  et  au 
baume,  faites  après  avoir  soumis  à l'ébullition  les  frustules  dans  l’a- 
cide qui  enlève  la  matière  interne  qui  nuisait  à leur  transparence. 

Les  Diatomées  fossiles  sont  ordinairement  assez  pures  pour  qu’il 
suffise  souvent  de  les  soumettre  simplement  à un  lavage  préli- 
minaire. 

Après  avoir  déposé  au  fond  d’un  tube  un  petit  amas  de  Diatomées, 
gros  comme  une  lentille,  on  verse  dessus  environ  un  centimètre 
cube  d’acide  azotique,  ou,  mieux  encore,  d’un  mélange,  à volume 
égal,  de  cet  acide  avec  de  l’acide  hydroclilorique.  On  porte  à l’é- 
bullition pendant  une  minute  environ.  On  remplit  le  tube  d’eau 
distillée,  et  on  laisse  reposer.  Quand  l’eau  est  devenue  limpide  et 
((u’uu  dépôt  blanchâtre  s’est  formé  au  fond,  on  décante,  sans  lais- 
ser sortir  les  carapaces  des  Diatomées  qui  sont  au-dessous;  on  re- 
nouvelle l’eau  et  les  rejios,  lavages  et  décantations  jusqu'à  ce  que 
l'eau  n'ait  plus  de  traces  d'acide.  Le  dépôt  est  alors  versé  dans  une 
petite  capsule.  On  le  répartit  ensuite  sur  des  lamelles  minces. 
On  laisse  sécher  naturellement  ces  lamelles  chargées  de  valves 
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de  Diatomées,  ou  l’on  hâte  leur  dessiccation  avec  la  lampe. 

Si  l’on  veut  une  préparation  à sec,  il  suffit  de  placer  les  Diato- 
mées sur  un  porte-objet  de  superposer  le  couvre-objet  et  de  l’y  lu- 
ter.  Ces  procédés  ne  donnent  jamais  des  Diatomées  aussi  transpa- 
rentes que  celles  qui  ont  bouilli  dans  l’acide,  et,  dans  le  baume, 
elles  conservent  souvent  des  bulles  d’air. 

Plusieurs  Diatomées  fournissent  des  test-objels  (voy.  p.  .'143).  Ces 
préparations  doivent  être  faites  à sec  avec  des  carapaces  bouillies 
dans  l'acide,  lavées  avec  soin  et  bien  desséchées.  Le  baume,  comme 
on  le  sait,  donne  trop  de  transparence  aux  valves,  et,  en  détruisant 
quelques  ombres,  rend  difficile  à reconnaître  la  présence  des  stries 
même  lorsqu’on  emploie  l’éclairage  oblique.  (De  Brébisson.) 

Pour  la  préparation  au  baume  du  Canada,  on  humecte  la  lamelle 
chargée  de  Diatomées  d’une  ou  deux  gouttes  de  benzine,  et,  plaçant 
un  petit  moi'ceau  de  térébenthine  sur  le  milieu  du  poite-objet,  on 
chauffe  en  dessous  doucement  avec  la  lampe.  Quand  le  baume  est 
fondu,  on  pose  dessus  la  lamelle  mince  humectée  de  benzine,  de 
manière  à ce  que  les  Diatomées  se  trouvent  en  contact  avec  le 
baume.  On  continue  é chauffer,  puis  on  laisse  un  peu  refroidir,  et 
alors  on  appuie  sur  la  lamelle,  de  manière  à faire  sortir  les  bulles. 
Il  ne  reste  plus  qu’à  enlever  l’excédant  de  térébenthine  et  à net- 
toyer la  préparation  avec  de  l’alcool.  (De  Brébisson.) 

Si  l’on  a recueilli  une  trop  petite  quantité  de  Diatomées  pour  les 
soumettre  à ces  manipulations,  on  peut  les  calciner  sur  une  lame 
de  platine  et  ensuite  les  placer  sur  le  porte-objet. 

Quand  elles  sont  sur  la  lamelle  de  verre,  il  est  possible  encore 
d'opérer  immédiatement  la  calcination  en  portant  cette  lamelle  sur 
la  plaque  de  platine  qu’on  fait  rougir  à plusieurs  reprises  dans  la 
llamme  de  la  lampe  à alcool. 

ART.  V.  — DE  l’ EMPLOI  DD  MICROSCOPE  DANS  l’ÉTDDE 
DES  PSOROSPERMIES. 

947,  Les  psorospermies  sont  des  organismes  parasites  que 
J.  Mfdler  a découverts  sur  divers  poissons  d’eau  douce. 

Presque  tous  les  observateurs,  les  placent  dans  le  règne  animal 
et  Leydig  et  Lieberkühn  ont  cherché  à les  faire  entrer  dans  le 
groupe  des  Grégarines.  Muller,  Uetzius  (1840)  et  moi  (1853)  les 
avons  rangée  parmi  les  algues  parasites  prés  des  Diatomées  et  des 
Mélosirées  d’où  le  nom  de  pseudo-navicelles  qui  leur  a été  parfois 
C.  Roiuv.  — Uicronope.  60 
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(loiinù.  Un  rencontre  les  psororpermies  dans  presque  tous  les  orga- 
nes des  poissons;  il  ii’y  a guère  que  les  masses  musculaires  du  tronc 
et  les  centres  nerveux  où  n'y  en  ait  pas.  La  rate  et  les  reins  parais 
sent  être  leur  siège  de  prédilection.  Elles  se  développent  en  suivant 
les  ramifications  artérielles  logées  dans  la  tunique  cellulaire  des 
artères.  Chez  certains  cyprins,  tels  que  la  Tanche,  on  les  voit  sou- 
vent, en  grand  nombre,  dispersées  dans  la  vessie  natatoire.  Parfois 
elles  sont  accumulées  et  déterminent  la  formation  de  petites  taches 
jaunâtres  à peine  perceptibles  à l’œil  nu  et  mémede  tumeurs  volumi- 
neuses d'un  blanc  jaunâtre,  à surface  mamelonnée.  On  ne  trouve 
les  Psorosperinies  que  sur  la  portion  antérieure  ou  courte  ]>ortion  de 
la  vessie  aérienne  et  non  sur  la  portion  postérieure  ou  longue  por- 
tion de  cet  organe.  (Italbiani.)  Quand  les  psorosperinies  ne  sont 
pas  accumulées  sous  forme  de  tumeur,  on  les  trouve  dispersées,  ou 
en  séries  et  petits  groupes,  dans  l’épaisseur  de  la  vessie  aérienne, 
souvent  le  long  de  ses  vaisseaux.  Pour  les  préparer,  il  suffit  d’en- 
lever la  membrane  externe  de  la  vessie,  puis  de  détacher  un  lam- 
beau de  la  mince  tunique  sous-jacente  qu’on  étale  dans  l’eau  pour 
l’observer  à des  grossissements  de  500  à 600  diamètres.  Elles 
se  développent  dans  la  tunique  moyenne  ou  intermédiaire  de  la 
vessie  aérienne,  membrane  très-molle  et  trés-vasculaire,  dans  la- 
quelle on  rencontre  souvent  aussi  une  Pilaire  mince  et  très-longue. 
Quand  les  psorospermies  forment  des  tumeurs,  celles-ci  amènent 
l’écartement  des  membranes  interne  et  externe  de  la  vessie 
aérienne 

M.  Ualbiani,  après  avoir  montré  aussi  que  les  Psorospermies  sont 
des  algues,  a prouvé  que  les  corpuscules  de  la  pébrine  (voy.  dans 
la  section  suivante,  page  !)8t,  l’article  qui  les  concerne)  sont 
des  Psorospermies,  et  Vlacovich  a rencontré  des  corpuscules  très- 
semblables  â ceux  des  vers  à soie  dans  un  reptile  , le  Coluber 
carbonarius.  Les  uns  étaient  libres  et  répandus  dans  les  inter- 
stices des  tissu.s,  les  outres  renfermés  dans  des  vésicules  particu- 
lières ou  kystes.  Les  cor|)uscules  libres  étaient  do  forme  ovoïde, 
d’une  longueur  de  6 à 7 millièmes  de  millimètre,  d'une  largeur 
de  2 â 5 millièmes,  et  renfermaient  chacun  vers  la  grosse  extré- 
mité une  vacuole  claire  et  trans|iarento ; les  vésicules,  que  Vlaco- 
vich considère  comme  les  kystes  générateurs  des  corpuscules  pré- 
cédents, étaient  de  forme  sphérique,  d’un  diamètre  de  12  à 18  mil- 
lièmes de  millimètre  pour  la  plupart,  et  contenaient  dans  leur 
intérieur,  soit  un  nombre  variable  de  vésicules  filles  remplies  d’une 
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substance  homogène  et  transparente,  soit  des  groupes  formés  de 
dix,  vingt,  ou  d’un  plus  grand  nombre  de  corpuscules  semblables 
à ceux  qui  existaient  à l'état  libre.  Vlacovich  a également  trouvé 
des  corpuscules  et  des  kystes  analogues  chez  une  larve  du  Gryllus 
campeslris.  Il  faut  évidemment  ranger  ù côté  des  faits  précé- 
dents les  corpuscules  on  Psorospermies  que  .M.  Balbiani  a ren- 
contrés, soit  à l’état  libre,  soit  renfermés  dans  de  grands  kystes 
sphériques,  chez  le  Pyralis  viridana,  décrits  dans  son  mémoire 
sur  les  corpuscules  de  la  péhrine.  Vlacovich  serait  aussi  par- 
venu à y démontrer  l’existence  d'une  substance  analogue  à la  cel- 
lule végétale,  manifestée  par  la  coloration  violette  qu’ils  prennent 
sous  l’action  combinée  des  solutions  alcalines,  des  acides  et  de 
l’iode.  Si  cette  découverte  de  M.  Vlacovich  se  confirme,  la  nature 
végétale  des  corpuscules  aura  été  mise  hors  de  toute  contestation 
par  la  démonstration  de  leur  composition  chimique.  (S«t  Corpus- 
coli  oscillanti  del  Bombyee  del  Gelso.  Nuove  osservazioni.  Venezia, 
1807,  p.  11  et  suiv.) 

9i8.  Les  Psorospermies  sont  des  corpuscules  microscopiques 
dont  la  forme  et  le  volume  varient  presque 
autant  que  les  différentes  espèces  de  poissons 
chez  le.squcls  on  les  rencontre  (fig.  ‘294). 

Leur  forme  est  tantôt  presque  complète- 
ment globuleuse,  tantôt  plus  ou  moins 
aplatie,  ovoïde  ou  lenticulaire  ; d’autres 
fois,  enfin,  plus , ou  moins  allongée,  cylin- 
drique ou  fusil’orme.  Leur  volume  dépasse 
souvent  à peine  celui  des  globules  rouges 
du  sang  chez  la  plupart  des  laissons 
(0"‘'",fil4  à 0"‘'",0‘2.ü). 

Quelles  que  soient  les  variations  que  l’on  constate  dans  la  con- 
formation extérieure  de  ces  corpuscules,  ils  se  composent  tou- 
jours d'une  enveloppe  résistante  et  d’une  cavité  renfermant  diffé- 
rents petits  organes  dans  son  intérieur.  L’enveloppe  ou  la  coque 
est  formée  de  deux  valves  qui  s'appliquent  exactement  par  leur 


* r*!wro5|K*.rmir«i  de  Iiî  Tanche,  a h.  ,\specl  par  le  plus  grand  nombre  d‘en- 

ire  elles,  quant  à la  disposilion  des  vêsieulcsct  du  conlenti.  c.  l’$orus|>erinics.  vue  de 
cAté  avec  une  autre  vue  de  face  dans  laquelle  les  vésicules  ont  disparu  cl  montrant 
3 granules  irréguliers  d'iiémato-ine.  d.  rson>s|>erinic  non  granuleuse,  e.  Psoiv>spcrmies 
vues  de  face  et  de  côté,  monlraut  seulement  les  vésicules  et  quelques  corpuscules 
pâles  irréguliers. 
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bord  coinmR  les  deux  moitiés  d’une  coquille  de  noix.  Les  alcalis 
caustiques  déterminent  leur  séparation  après  un  temps  variable. 
La  déchirure  des  valves  a lieu  aussi  d’une  manière  toute  spon- 
tanée au  moment  de  la  reproduction,  pour  laisser  échapper  les 
organes  propagateurs.  Chaque  valve  est  entourée,  à sa  circonfé- 
rence, d’un  anneau  élastique  formé  de  deux  moitiés  qui  s’articu- 
lent sur  la  ligne  médiane,  et  se  terminent  par  des  prolongements 
filiformes  qui,  dans  l’état  ordinaire,  se  replient  contre  le  bord  des 
valves.  Ces  fdamcnls  sont  peu  visibles;  mais,  au  temps  de  la  repro- 
duction, ils  s'écartent  des  valves,  grossissent  en  s’allongeant,  et  se 
portent  dans  différentes  directions.  Ce  sont  de  véritables  organes 
de  conjugaison,  à l’aide  desquels  deux  Psorospermies  voisines  s’en- 
tourent mutuellement,  et  se  maintiennent  en  conUict  pendant  toute 
ta  durée  des  phénomènes  de  propagation.  (Balbiani.) 

La  cavité  de  la  coque  présente  vers  Tune  de  ses  extrémités  deux 
|)etils  organes  vésiculeux  brillants,  qui  convergent  symétriquement 
vers  la  pointe  de  la  Psorospermie,  à laquelle  ils  adhèrent  par  une 
extrémité  efülée,  tandis  que,  par  l’autre  bout,  terminé  en  cul-de- 
sac,  ils  divergent  plus  ou  moins  et  regardent  vers  l’intérieur  de  la 
cavité.  Chacune  de  ces  vésicules  est  formée  d’une  paroi  assez 
épaisse  et  granuleuse,  et  d'une  cavité  que  remplit  entièrement  un 
filament  roulé  en  spirale.  Sous  l'influence  des  alcalis  caustiques, 
ces  filaments  se  déroulent  et  apparaissent  à l’extérieur  sous  la  forme 
de  deux  llagellums  plus  ou  moins  droitsou  Hexueux.  Dans  cet  état, 
la  longueur  des  filaments  peut  atteindre  jusqu’à  huit  ou  dix  fois 
celle  de  la  Psorospermie  tout  entière. 

Dans  CCS  conditions,  on  remarque  aussi  que  les  filaments  traver- 
sent une  petite  ouverture  dont  est  percée  à son  sommet  la  coque  de 
la  Psorospermie,  et  qu’ils  adhérent  encore  par  leur  base  aux  vési- 
cules restées  en  place. 

Les  filaments  remplissent  probablement  chez  les  Psorospermies 
un  rôle  analogue  à celui  des  anthérozoïdes  des  autres  cryptoga- 
mes. (Balbiani.) 

Indépendamment  des  vésicules  précédentes,  la  cavité  de  la  Pso- 
rospermie renferme  un  nombre  variable  de  trés-petiis  globules 
'brillants  disposés  d’une  manière  symétrique  autour  des  premières. 
Ces  globules  ne  sont  antre  chose  que  des  organes  de  môme  nature 
que  les  vésicules  à filament  spécial,  mais  restés  à un  état  rudi- 
mentaire et  destinés  à atteindre  leur  développement  complet  seule- 
ment au  temps  de  la  propagation. 
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Le  reste  de  la  cavité  du  corpuscule  est  rempli  par  une  substance 
glutiiiense  homogène  qui  s'étend  depuis  l’extrémité  des  vésicules 
jusqu’au  bout  opposé  de  la  psorospermie.  En  raiçon  de  sa  faible 
réfringence,  cette  substance  est  [lou  visible,  mais  elle  devient  beau- 
coup plus  apparente  sous  l’action  des  réactifs  qui  la  concentrent 
au  milieu  de  la  cavité  du  corpuscule,  sous  la  forme  d’un  gros 
noyau. 

Le  môme  effet  se  produit  d’une  manière  toute  spontanée  pen- 
dant la  reproduction,  et  l’on  voit  alors  ce  globule  devenu  une 
véritable  sphère  se  dégager  peu  à peu  à l’aide  de  contractions  len- 
tes des  valves  qui  le  tenaient  emprisonné,  puis  se  mouvoir  à la 
manière  d’une  amibe  é travers  les  organes  et  les  tissus,  avant  de 
reproduire  de  nouvelles  générations  de  Psorospormies.  (V.  Balbiani, 
Comptes  rendus  et  mémoires  de  la  Société  de  biologie,  186ô,  p.  111, 
et  Académie  des  sciences,  18Gô.) 

!)19.Lindemann  a décrit  des  Psorosperraies  qu’il  assimile  é tort  aux 
Grégaiines,  formant  des  colonies  ou  agglomérations,  sous  l’aspect 
d’amas  brunâtres,  longs  de  T)  millimètres,  épais  de  1 millimètre  et 
demi  dans  les  valvules  du  cœur  et  dans  les  fibres  musculaires  du 
cœur  de  l’homme  et  autres  organes  également.  Il  en  a vu  des  ag- 
glomérations par  quinze  environ,  discoïdes,  adhérentes  ensemble, 
et  contre  les  cheveux  destinés  à de  faux  chignons  ou  formant  ceux, 
ci.  Chaque  Psorospermie  a une  membrane  incolore,  un  contenu 
coloré  en  brun,  ou  formé  do  granules  incolores  trés-réfringenls.  Il 
a pu  les  transmettre  à des  chenilles,  dans  lesquelles  elles  se  sont 
multipliées  jusqu’à  la  mort  de  l’animal.  (Voy.  la  section  suivante.) 
Il  les  considère  comme  arrivant  aux  faux  cheveux  par  les  excré- 
ments des  poux,  dans  l’intestin  desquels  on  en  trouve  toujours.  Les 
réactifs  qui  les  attaquent  altèrent  aussi  les  cheveux. 

950.  Pour  observer  les  Psorospermics,  on  prépare  un  fragment 
du  tissu  des  organes  indiqués  plus  haut,  dans  lesquels  on  soup- 
çonne leur  existence,  comme  s’il  s’agissait  d’ohscrver  le  tissu 
même,  et  on  cherche  ensuite  à découvrir  les  corpuscules  qui  vien- 
nent d’ètre  décrits  au  milieu  des  éléments  do  ce  tissu.  Il  est  néces- 
saire ensuite,  quand  on  est  sûr  de  les  trouver  dans  un  organe,  d’en 
isoler  sous  le  microscope  à dissection  ou  le  prisme  redresseur,  pour 
chercher  à les  faire  éclater,  voir  leur  contenu,  etc. 
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QUATRIÈME  SECTION 

DES  APPLICATIONS  DU  MICROSCOPE  A L’ÉCONOMIE  AGRICOLE  ET  A LA 
RECHERCHE  DES  FAI.SIFICATIONS. 

951.  La  possibilité  des  applications  du  microscope  aux  sujets  in- 
diques par  le  titre  de  cette  section  repose  sur  ce  fait  qu’on  déter- 
mine la  nature  d’un  changement  aceidentel  dans  l’état  des  tissus, 
des  organes  et  des  fonctions,  ou  celle  d’une  adultération  do  sub- 
stance par  la  détermination  des  modifications  survenues  dans  la 
composition  ou  la  structure  de  ses  parties  constitutives  élémentai- 
res, et  encore  par  la  détermination  de  la  présence  de  quelque  corps 
cristallin  ou  non,  inerte  ou  vivant,  do  telle  ou  telle  nature  qui  ne 
s’y  trouve  pas  normalement.  Or  cette  détermination  s’obtient  le 
plus  souvent  en  faisant  connaître,  é l'aide,  du  microscope  et  des 
autres  moyens  auxiliaires,  quels  sont  ces  changements  déstructuré 
intime,  quelles  sont  les  espèces  de  corpuscules  organisés  ou  non 
qui  se  sont  développés  ou  ont  été  introduits  dans  les  animaux,  les 
plantes  ou  les  matières  qu’ils  fournissent. 


CHAPITRE  PRE.MIER 


Eitaineo  des  vlendes  de  boochM'le. 

952.  Le  microscope  peut  être  parfois  nécessaire  pour  déterminer 
la  nature  réelle  des  Cysticerques  et  des  Cœnures  sur  les  porcs,  les 
lapins,  les  moutons,  des  échinncoques  dans  le  foie  des  bœufs,  etc. 
On  pro<;édera comme  il  a été  dit  page  779  et  suivantes. 

Pour  constater  la  présence  des  Trichines  dans  la  chair  de  pore, 
on  cherchera,  à l'aide  de  la  loupe,  à apercevoir  les  séries  de  petits 
points  blancs  ou  grisAtres  que  forment  les  kystes  contenant  ces  Né- 
matoides.  Pour  déterminer  la  nature  réelle  de  ces  points,  on  enlè- 
vera des  portions  de  muscle  larges  et  longues  de  quelques  millimé- 
trés, que  l’on  étalera  dans  l’eau  comme  s’il  s’agissait  de  préparer 
• le  tissu  musculaire  même.  La  préparation  sera  portée  sous  un  gros- 
sissement de  40  h 50  diamètres,  qui  suffit  pour  voir  la  forme 
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ovoïde  des  kystes  et  le  ver  enroulé  qu'il  renferme,  dans  le  cas  où 
ce  sont  bien  de^  Tricliines,  et  apercevoir  les  vésicules  adipeuses 
dans  le  cas  où  ces  grains  ne  seraient  autres  que  des  lobules  adi- 
peux naturels  des  muscles.  Loi-squ’on  aura  auieiié  quelques 
vers  dans  le  champ  du  microscope,  on  |>oui'ra  se  ' servir  de 
grossissements  de  100  à 200  diamètres,  pour  eu  faire  un  examen 
plus  complet,  après  les  avoir,  au  besoin,  isolés  par  une  dissection 
convenable.  (Yoy.  p.  ti75  et  suiv.) 

95Ô.  Nous  avons  dit  déjà  fp.  9ôl)  comment  il  faut  procéder  pour 
déterminer  la  présence,  des  Bactéries  dans  le  sang  tiré  des  vaisseaux. 
Le  procédé  est  le  même  lorsqu’il  s’agit  de  voir  s’il  y en  a dans  le 
suc  exprimé  des  organes  des  animaux  de  boucherie  que  l’on  pense 
être  atteints  du  satuj  de  rate. 

En  dehors  de  la  possibilité  de  l'inoculation  du  charbon  à l’homme 
par  CCS  viandes,  fait  grave,  du  reste,  leur  consommation  comme 
alitnentcst  sans  isiconvénient  dès  qu’elles  ont  été  cuites  aune  tem- 
pérature de  100“  environ. 

Iæs  viandes  cuites  ou  crues,  altérées  sans  cesser  d’être  man- 
geables, qui  produisent  parfois  des  accidents  qui  les  font  soumettre 
à l’examen  des  experts,  devront  être  étudiées  sous  le  microscope, 
comme  s’il  s’agissait  d’observer  la  structure  ordinaire  des  muscles 
à l’aide  de  grossissements  de  -400  à ,b00  diamètres.  Alors  on  cher- 
chera à constater  s’il  s’y  trouve  des  Bactéries  comme  dans  les  cas 
de  putréfaction  commençante  ou  confirmée,  et  même  s’il  s’y  est 
développé  des  algues  analogues  à celles  de  la  levure  dont  il  a été 
question  plus  haut  (p.  913).  Il  sera  bon  de  voir,  comparativement 
à des  viandes  non  altérées,  si  la  structure  propre  des  fibres  mus- 
culaires, lamineuses,  des  vésicules  adipeuses,  etc.,  est  changée  ou 
non. 

Les  bouillons,  les  jus  et  les  gelées  de  viandes  devront  éga- 
lement être  examinées  sous  de  forts  gro.ssissements,  pour  détermi- 
ner si,  en  même  temps  qu’ils  sont  devenus  acides,  il  s’y  est  déve- 
lo|ipé  des  levures  analogues  .à  celles  dont  il  a été  question  pins 
haut  {p.  915)  ou  des  mycéliums  filamenteux  d'Asper;iillus,  de  .Mh- 
cor,  etc.  Dans  ces  circonstances,  on  doit  éviter  de  manger  les  ali- 
ments qui  sont  devenus  le  siège  de  ces  productions,  ou  au  moins 
faut-il  les  soumettre  avant  aime  nouvelle  coction. 

Les  remarques  précédentes  s’ai>pliquent  également  aux  gelées, 
auxconfituresetautresconservesdc  fruits, à la  surface  et  dans  l’épais- 
seur même  desquelles,  en  cas  d’altération,  le  microscope  peut  faire 
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découvrir  divers  mycéliums.  Il  est  utile  de  dissoudre  ou  de  dis- 
socier dans  l’eau  dislillée  les  parcelles  de  ces  matières  alimen- 
taires que  l’on  veut  soumettre  à l’examen. 

954.  il  est  des  cas  dans  lesquels  ces  niémes  substances  sont  en- 
vahies par  des  Acariens,  tels  que  le  Carpoglyphus  (acarus)  passula- 
rum,  des  Glycyphages,  des  Tyrôghjphus,  elc.,  dont  on  étudiera  les 
œufs,  les  enveloppes  et  les  divers  états,  comme  il  a été  dit  précé- 
demment (p.754  et  suiv.).Leur  présence  ne  donne  pas  à ces  aliments 
des  propriétés  vénéneuses,  comme  les  champignons.  Il  en  est  de 
même  du  Tyroglyphtu  echinoptts  K.  Fumouze  et  Ch.  Itobin,  qui  se 
rencontre  sur  les  légumes  restant  longtemps  hors  de  terre,  les 
bulbes,  etc.,  accompagnés  ou  non  d'Hypopus. 

Les  détails  donnés  précédemment  (p.  754)  permettront  de 
déterminer  les  espèces  de  Mucédinées,  de  Glycyphages,  de  Carpogly- 
phes  et  autres  Acariens  qui  envahissent  parfois  les  fruits  secs,  le 
miel  et  les  sucres. 

955.  On  sait  que  malgré  quelques  suppositions  à cet  égard,  on 
n’a  jamais  trouvé  de  lait  fabriqué  ou  falsifié  avec  des  émulsions  du 
tissu  cérébral  de  bœuf,  de  mouton,  de  cheval,  etc.,  ou  de  graines 
huileuses. 

Le  microscope  ferait  aisément  reconnaître  la  première  dos  falsifi- 
cations, en  raison  des  différences  existant  entre  les  globules  du 
lait  et  les  gouttes  si  caractérisliques  que  produit  la  substance  mé- 
dullaire des  tubes  nerveux  (p.  659).  Il  ferait  également  recon- 
naître la  deuxième  par  la  présence  de  cellules  végétales  entières  ou 
brisées  parmi  les  globules  du  lait.  Le  mélange  de  fécule  ou  de  son 
bouilli  dansl'cau.puis  mêlé  avec  le  lait,  se  reconnaît  aisément  par  la 
présence  des  grains  d'amidon,  qui  se  colorent  en  bleu  au  contact 
de  la  teinture  d'iode,  ou  en  violet  s’ils  ont  été  soumis  à l’ébullition 
dans  l'eau. 

Les  préparations  se  font  comme  s’il  s’agissait  d’observer  du  lait 
normal,  en  ayant  soin  d’en  prendre  successivement  au  fond,  à la 
surface  et  dans  le  milieu  du  vase  contenant  le  liquide.  11  faut  se 
servir  de  grossissements  de  400  à 500  diamètres. 

Dans  le  lait  qui  s’altère  plus  ou  moins  rapidement  par  produc- 
tion à sa  surface  seulement  ou  dans  sa  profondeur,  en  même  tem[is 
de  biches  bleuâtres  ou  jaunes,  cet  exanffen  fait  aisément  reconnaître 
soit  des  vibrions  (voy.  p.  951),  soit  des  Mycéliums,  avec  ou  sans 
spores  de  Leptomilus  ou  à’ Aspergilliu,  etc. 

956.  Pour  reconnaître  la  nature  des  matières  pulpeuses  (comme 
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celle  de  la  pomme  de  terre  cuite)  ou  les  substances  pulvérulentes, 
parfois  mêlées  au  beurre,  à l’axonge  et  aux  graisses  alimentaires 
analogues,  on  met  ces  substances  dans  un  tube  que  l’on  lient  pendant 
quelque  tepips  dans  un  vase  contenant  de  l’eau  à 50°  environ. 

Les  matières  ajoutées  se  déposent  au  fond  du  tube,  et  après  avoir 
décanté  la  graisse  liquéfiée,  on  examine  les  premières  sous  le  mi- 
croscope. Il  faut  auparavant  les  délayer  dans  l'èthcr  pur  ou  addi- 
tionné de  benzine,  ou  simplement  dans  celle-ci. 

On  procède  d’une  manière  analogue  en  fait  lorsqu’il  s’agit 
de  déterminer  si  du  miel  ou  des  sucres  ont  été  falsifiés  à l’aide 
d’une  certaine  quantité  de  fécule  ou  avec  des  pommes  de  terre  ou 
des  châtaignes  cuites  réduites  en  purée  épaisse.  (Payen.)  Seulement 
on  fait  dissoudre  le  miel,  etc.,  dans  cinq  ou  six  fois  son  volume 
d’eau  tiède  ou  froide,  dans  un  tube  de  verre.  Ix>s  substances  ajou- 
tées se  déposent  au  fond  de  ce  dernier;  on  les  prend  alors  avec  une 
pipette  ou  directement,  après  décantation  du  liquide  surnageant, 
pour  en  étudier  les  caractères  sous  le  microscope,  en  se  servant 
d’un  grossissement  de  1 00  à 300  diamètres. 

937.  En  dissociant  et  délayant  de  petits  fragments  de  fromage 
dans  l’eau,  on  peut  y reconnaître  aisément,  sous  un  grossissement 
de  300  à 400  diamètres,  les  globules  du  lait  ou  butyroux,  et  par  la 
teinture  d’iode  et  autres  réactifs  appropriés  à leur  nature  chimi- 
que, les  distinguer  des  parcelles  de  caséum  purement  azoté  qui 
les  accompagne. 

A leur  surface,  on  constatera  souvent  la  présence  de  mycéliums 
et  parfois  de  spores  des  genres  Pénicillium  et  Mucor.  Ceux  qui  sont 
envahis  par  les  moisissures  qui  les  colorent  en  vert  présentent  en 
outre  des  réceptacles  et  un  grand  nombre  de  spores.  Dans  le  fro- 
mage de  Roquefort,  ce  sont  celles  du  Pénicillium  glaucum.  La  réac- 
tion des  fromages  ainsi  envahis  est  alcaline. 

A la  surface  et  parfois  dans  l’intérieur  des  fromages,  de  ceux 
qui  sont  secs  particulièrement,  on  peut  trouver  une  quantité  plus 
ou  moins  grande  de  Tyroglyphus  siro  et  longior,  seuls  ou  réunis, 
qui  en  réduisent  en  poussière  la  croûte.  Les  excréments,  les  œufs, 
les  enveloppes  et  les  divers  états  de  ces  acariens  sont  aisés  à recon- 
naître, en  procédant  comme  il  a été  dit  page  529. 
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CIIAPITIU:;  Il 


Cxan«n  d«a  farinaa,  da  pain,  do  lenra  allératlona 
et  de  leva  faUificalioiis. 


958.  L'examen  de  la  farine  de  blé  à l’aide  du  microscope  permet 
d'y  reconnaître  aisémiml  l’amidon,  le  gluten  et  une  quantité  va- 
riable de  pellicules  du  son 

Les  grains  d'amidon  y sont  ovoïdes  comme  ceux  de  la  pomme  de 
terre,  mais  le  bile  et  les  couches  concentriques  y sont  é peine 
apercevables.  Dans  les  mélanges  par  falsification,  les  grains  de  fé- 
cule de  pomme  de  teire  se  distinguent  de  l'amidon  du  blé  à leur 
hile  assez  apparent,  et  aux  couches  concentriques  qui  l’entourent. 
Si,  de  plus,  on  ajoute  une  solution  de  potasse  contenant  1,70  iï 
1,85  d’alcali  p.  100,  les  grains  de  fécule  de  pomme  de  terre  se 
gonllent,  deviennent  de  trois  à cinq  fois  plus  gros,  tandis  que  tous 
ceux  du  blé  résistent,  ne  changent  pas  de  volume,  et  l'addition  de 
la  teinture  iodée  rend  alors  leur  petitesse  absolue  et  relative  plus 
tranchée  encore. 

Lorsqu’on  mouille  la  farine  et  qu’on  fait  glisser  le  couvre-objet 
sur  elle  en  sens  opposés  alternativement,  on  met  en  évidence  le 
gluten  sous  forme  de  filaments  striés,  étirables,  irréguliers,  entou- 
rant des  grains  d’amidon  que  l'iode  bleuit,  tandis  qu’il  jaunit  le 
gluten. 

Dans  les  pellicules  du  son,  l’on  pourra  distinguer  telle  on  telle 
des  parties  qui  composent  le  péricarpe  et  la  portion  superficielle  du 
grain  do  blé.  Or  on  sait  que  le  grain  de  froment  se  compose  du 
péricarpe  et  du  ffrain  proprement  dit.  Le  péricarpe  se  compose  de 
trois  parties,  suivant  Trécul  : !"  La  partie  externe.  Elle  est  incolore 

* On  trouvera  iiii  i^raiitl  nombre,  tl  observations  faites  à l’aide  du  microscope 
pour  déterminer  in  nature  des  falsilications  des  substances  alimentaires  dans  ; 
The  anaUjtical  Snnitary  CommUninn.  The  Lancel,  London,  in-l*,  18.M,  l.  I. 
lieport  on  coffee  {p.  ‘iO,  405  cl  501);  Sttffnr,  p.  74  et  100;  Àrouroot,  p.  150  ; 
Pfpper'  p.  102;  Waler,  p.  1K7,  210,  255  rt  27!>  ; Chicory^  p.  ' 02  et  526  ; 
Mustanl,  p.  34);  Üm/c/,  p.  500,  586  et  416;  L’ocoflt,  p 55i  et  008  ; Trva  fxnta, 
p.  654;  FariuaveoHS  fooiis,  p,  675,  t.  Il  ; Cocoa,  p.  15  ; Oatmeal.  p.  42  ; Tm, 
p.  90,  1 12  et  210  ; Miiky  p.  522  ; fircail,  p.  552,  598  et  445  ; Isinglfisx,  p,  510  ; 
1852,  t.  I;  Vinegar,  p.  178;  Spires,  p.  5!K);  /îerr,  p.  473.  Voir  aussi  les  volu- 
mes suivaiiLs  sur  les  analyses  des  sauces,  des  aiidiois,  etc.  Dans  toute  expertise 
exijroaril  des  analyses  de  ce  genre  on  devra  nécessairement  consulter  les  rec  cr- 
clics  citées  ci-contre,  les  figures  qui  les  accompagnent,  etc. 
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et  ne  présente  aucune  cellule  : c’est  la  cuticvle;  2°  la  partie  mé- 
diane on  mrrocarpe.  Des  cellules  colorées  en  jaune  la  constituent  ; 
5“  la  jmrtie  interne,  forniée  de  cellules  peu  colorées,  c’est  Vendo- 
carpe.  Le  };rain  proprement  dit  se  compose  de  deux  enveloppes  : 
1”  du  testa  et  du  teymen  ou  membrane  interne;  2“  périsperme,  endo- 
sperme  ou  albumen,  et  de  Vembrym.  Le  son  de  blé  provient  do  la 
rupture  ou  déchirure,  par  froissement  ou  par  pression  du  péri- 
carpe, auquel  adhèrent  les  deux  envelopjies  du  yrain  avec  les  grandes 
cellules  externes  du  périsperme  sans  fende  et  quelques  cellules 
placées  au-dessous,  renfermant  des  globules  d’amidon.  Le  gluten 
et  l’amidon  sont  surtout  dans  les  cellules  venant  au-dessous  de  cel- 
les-ci. 

L’addition  de  farines  de  céréales  diverses  à la  farine  de  blé  est 
la  fraude  la  plus  difficile  é découvrir  à l’aide  du  microscope,  et 
souvent  l’ex|)ert  est  obligé  d’avoir  recours  à un  autre  moyen  d'ana- 
lyse. Lorsqu’il  s’agit  du  riz  ou  du  mais,  la  fraude  est  facile  à dé- 
couvrir, car  les  grains  d’amidon  de  ces  deux  céréales  sont  polyé- 
driques et  n’atteignent  pas  0“‘“,01  dans  le  riz. 

Les  parois  des  cellules  qui  forment  les  enveloppes  de  l'orge  sont 
simplement  accolées,  sans  présenter  les  renflements  et  les  appa- 
renc.es  de  pertuis  que  nous  avons  décrits  dans  le  blé.  La  première 
enveloppe  est  épaisse,  les  cellules  sont  très-longues  et  ont  environ 
0”“,0ô  de  large*'. 

Les  cellules  de  la  deuxième  ont  0“"",025  de  large  et  O""", 09  de 
long.  La  troisième  membrane  parait  très-épaisse  et  porte  souvent 
des  traces  provenant  de  la  pression  exercée  par  les  deux  autres. 

La  quatrième  enveloppe  est  fort  remarquable  par  la  transpa- 
rence des  parois  des  cellules  et  l’opacité  de  leur  contenu.  Ces  cel- 
lules sont  à peine  polyédriques  et  très-petites.  Leur  diamètre  varie 
de  O'"™, 02  à 0“'“,03,  et  il  y en  a plusieurs  rangs,  ainsi  qu’on  peut 
s'en  assurer  par  une  coupe  perpendiculaire  au  grain. 

Enfin,  les  grains  de  fécule  sont  contenus  dans  des  cellules  dont 
le  diamètre  est  O""", 07  à 0™'",1,  et  dont  les  parois  sont  très- 
fragiles. 

Dans  l’avoine,  la  première  enveloppe  des  cellules  épaisses  de 
0“"”,0”),  longues  de  0""",I0  à 0““’,15.  Cette  enveloppe  est  garnie 
dans  toute  son  étendue  de  poils  très-longs  et  largement  canaliculés. 

' t.cs  (li'lails  qui  suivent  sur  les  falsifications  des  farines  et  du  pain  sont  en 
partie  cmpnintés  au  Manuel  de  microscopie,  de  H.  Coulier.  l’aris,  1859,  in-l'i. 
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Quelques-uns  ont  une  longueur  de  plusieurs  millimètres,  leur 
épaisseur  de  0““‘,02  à 0“"*,04,  et  le  canal  a de  O^^.OOi  à O"””, 008, 
Les  cellules  de  la  quatrième  enveloppe  sont  plus  polyèdriques  que 
celles  de  l'orge  ; leurs  parois  sont  également  très-transparentes,  et 
leur  contenu  très-opaque.  Leur  diamètre  est  de  O”"", 03  à 0“"*,0.^. 
Les  plus  gros  grains  de  fécule  ont  O™', 02,  et  les  plus  petits  sont 
polyédriques,  ils  sont  aussi  contenus  dans  un  tissu  aréolaire  très-fin. 

La  fécule  de  l’ivraie  est  une  de  celles  dont  les  grains  ont  le  plus 
petit  diamètre.  Ils  sont,  en  effet,  de  0““,001  à 0““,005.  Ils  sont 
très-polyèdriques,  et  leur  action  sur  la  lumière  polarisée  est  nulle 
quand  on  se  sert  d’un  grossissement  de  deux  à trois  cents  diamè- 
tres. Ces  caractères  permettent  de  reconnaître  la  présence  de  l’ivraie 
dans  la  farine,  car  les  plus  petits  grains  d'amidon  sont  terminés 
par  des  surfaces  courbes.  L’eau  iodée  les  bleuit  facilement. 

Si  on  retire  d’une  graine  d’ivraie  un  peu  de  fécule  sur  la 
pointe  d'un  scalpel,  et  qu’après  l’avoir  humectée  d’eau  on  l’écrase 
très-peu  avec  le  couvre-objet,  on  aperçoit  dos  grains  ovoïdes  très- 
réguliers,  ayant  0““,02  à 0“‘“,03,  et  qui  sont  comme  réticulés  à 
leur  surface.  Ces  grains  sont  des  amas  de  grains  de  fécule  qui  ne 
paraissent  pas  contenus  dans  une  cellule,  mais  soudés  entre 
eux,  car  on  peut  les  briser  en  deux  ou  trois  morceaux  sans  que  les 
granules  qui  forment  ceux-ci  se  dispersent.  L’iode  les  bleuit,  et  la 
lumière  polarisée  est  sans  aucune  action  sur  eux.  En  les  écrasant 
on  obtient  une  infinité  de  petits  granules  de  fécule  polyédrique  sem- 
blables à ceux  que  nous  avons  décrits. 

La  quatrième  enveloppe  de  l’ivraie  a quelque  analogie  avec  celle 
de  l’orge.  Les  cellules  ont  0"“",01.')  à 0“'“,02  de  diamètre,  et  leur 
contenu  est  granuleux.  Les  parois  cellulaires  sont  de  0““, 0025  à 
O^^.OOSS.  Elles  sont  très-transparentes.  L’iode  donne  à toute  cette 
membrane  une  belle  teinte  jaune.  (Coulier,  p.  269-272.) 

Dans  la  farine  de  sarrazin  les  grains  sont  polyédriques,  souvent 
régulièrement  accolés.  Les  plus  gros  grains  qui  ont  0“'“,01,  sont 
sensiblement  sphériques. 

959.  Dans  les  Châtaignes,  les  granules  de  fécule  sont  contenus 
dans  des  cellules  assez  fragiles  ayant  0"“”,05  à 0'"“,08  de  large.  C*'s 
granules  ont  souvent  la  forme  d’un  pépin  de  raisin.  liCS  plus  gros 
ont  0"",02. 

Les  grains  de  fécule  de  Sagou  sont  fort  remarquables;  en 
effet,  ils  sont  ovoïdes,  et  leur  surface  présente  une  courbure  très- 
régulière,  excepté  en  un  point  où  se  trouve  une  très-large  facette. 
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par  laquelle  chaque  grain  était  soudé  à un  grain  semblable. 
Cctle  disposition  qui  se  rencontre  dans  d'autres  espèces  végétales, 
donne  aux  grains  de  sagou  un  aspect  spécial  qui  rend  toute  falsifi- 
cation de  cet  aliment  facile  à reconnaître.  Quelques-uns,  de  plus, 
présentent  une  cavité  dans  leur  intérieur  au  point  où  correspond 
le  hile.  Diamètre  de  0““,03  à 0'"‘“,08. 

Dans  le  Tapioka,  les  grains  ne  présentent  souvent  qu’une  facette 
comme  les  précédentes.  Leur  diamètre  est  de  0"'“,01  à 0““,04.  II 
est  à remarquer  que  l’eau  suffit  pour  gonfler  un  assez  grand  nom- 
bre de  granules  de  Sagou  ou  de  Tapioka.  Si  on  examine  ces  gra- 
nules dans  la  lumière  polarisée,  on  voit  la  croix  noire  qui  se  trouve 
sur  chaque  grain  s'effacer  petit  à petit  et  disparaître.  (Coulier.) 

t)60.  Tandis  que  les  grains  de  fécule  de  blé  sont  dysymétri- 
ques,  et  à hile  punctiforme  très-peu  apparent,  ceux  des  fa- 
rines des  légumineuses  sont  symétriques  et  ressemblent  à des 
grains  de  café  dont  la  face  plane  serait  un  peu  bombée.  Ils  sont 
donc  symétriques  par  rapport  à un  plan  médian.  Le  hile  a la 
forme  d’un  signe  en  général  très-marqué  qui  correspond  dans 
les  jeunes  grains  à un  bourrelet  ou  à un  enfoncement.  Ce  liile  de- 
vient lumineux  ou  foncé  quand  on  élève  ou  qu’on  abaisse  le  mi- 
croscope, à cause  de  la  réfringence  de  la  substance  qui  le 
forme.  Sur  les  grains  qui  sont  parvenus  à leur  entier  développe- 
ment, le  hile  se  trouve  remplacé  par  une  fente  dont  la  partie  la 
plus  large  se  trouve  au  centi’e  du  grain,  et  qui  se  termine  plus 
ou  moins  loin  des  extrémités  en  diminuant  progressivement. 
Souvent  même  d’autres  fentes  partent  de  la  fente  médiane  et  vont 
se  perdre  sur  les  côtés  du  grain  après  un  trajet  plus  ou  moins  long 
Ces  caractères  sont  tellement  nets  qu'ils  suffisent  pour  déceler 
la  présence  de  farine  de  légumineuses.  La  croix  noire  qu'ils  offrent 
par  suite  de  leur  action  sur  la  lumière  polarisée  est  bien  plus 
iijette  aussi  que  sur  les  grains  de  fécule  des  graminées. (V.  p.  420.) 

Tandis  que,  dans  le  blé,  tous  les  grains  d'amidon  sont  réunis  en 
masse,  et  à peine  séparés  les  uns  des  autres  vers  la  périphérie  des 
graines  par  le  gluten;  dans  les  légumineuses,  au  contraire, 
l’amidon  e^t  renfermé  dans  des  cellules  juxtaposées , qui , 
lorsqu’elles  sont  vides,  se  présentent  sous  1a  forme  d’un  tissu  irré- 
gulièrement réticulé.  Ce  tissu,  formé  de  mailles  irrégulièrement 
hexagonales  diffère  assez  de  ceux  qui  existent  dans  le  blé  pour 
que  toute  méprise  soit  impossible. 

La  quatrième  enveloppe  du  blé  serait  la  seule  avec  laquelle  on 
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pourrait  confondre  ce  tissu  réticulé  ; mais  outre  que  le  diamètre  de 
ses  cellules  est  souvent  différent  et  que  leur  contenu  est  granu- 
leux, cette  quatrième  enveloppe  a un  aspect  si  spécial  que  la  men- 
suration est  ordinairement  inutile.  (Coulier.) 

Voici  quelles  sont  en  fractions  du  millimètre  les  dimensions  des 
cellules  qui  contiennent  la  fécule  dans  quelques  légumineuses  : 


Haricots 

0,10 

à 

0,15 

Lentilles 

0,09 

a 

0,12 

Fèves 

0,04 

h 

0,07 

Féverolles 

n.ot 

.4 

0,10 

Pois 

0,00 

à 

0,1» 

Vcscc 

0,07 

à 

0,14 

Ccs  diamètres,  comme  on  le  voit,  sont  assez  variables,  surtout  si 
on  fait  des  coupes  dans  différentes  parties  de  la  graine. 

Du  Pain. 

961.  Lorsqu’on  plane  un  petit  fragment  de  mie  de  pain  avec  une 
goutte  d'eau  sur  le  porte-objet,  et  qu’on  le  comprime  avec  le  cou- 
vre-objet,  le  morceau  de  pain  s’écrase;  mais  tout  le  gluten  reste  en 
place  en  retenant  dans  les  mailles  qu’il  forme  un  nombre  considé- 
rable de  grains  de  fécule.  Une  assez  grande  quantité  de  ces  der- 
niers peut  se  dégager,  et  se  répand  autour  du  gluten. 

Pour  bien  apercevoir  le  gluten,  il  faut  presser  à plusieurs  reprises 
sa  préparation,  de  manière  à le  diviser  (m  fragments  assez  petits 
pour  que  la  lumière  les  traverse  facilement.  On  peut  constater  alors 
que  ce  corps  est  parfaitement  transparent,  qu’il  se  présente  sous 
la  forme  d’une  masse  spongieuse  et  lamellaire,  peu  élastique,  sus- 
ceptible cependant  de  se  rouler  en  fuseaux  irréguliers,  quand  on  le 
frotte  entre  les  deux  verres,  et  enlin  prenant  sous  rinduence  de 
l’eau  iodée  une  teinte  jaune  d’or.  (Coulier.) 

Les  grains  d'amidon  se  présentent  sous  la  forme  do  masses 
transparentes,  irrégulièrement  sphériques,  à surface  accidentée, 
et  gonflés  sous  rinllucnce  de  l’eau  et  de  la  chaleur  pendant  la 
cuisson.  Ces  grains  n’ont  plus  d’action  sur  la  lumière  polarisée,  car 
leur  substance  devenant  molle,  toute  la  masse  .se  comprime  éga- 
lement. Le  diamètre  des  grains  de  fécule  dans  le  pain,  varie  de 
U, 01  à 0,08.  Ils  se  colorent  parfaitement  par  l'iode. 

On  y trouve  aussi  une  i|uantilé  variable  des  cellules  ou  conidies 
de  la  levure.  (Voyez  p.  913.) 

Dans  quelques  cas,  suivant  M.  Coulier,  il  y a un  nombre  plus 
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grand  de  ccs  champignons  que  de  grains  de  fécule.  De  plus,  il  n'est 
pas  rare  d’en  rencontrer  qui  étaient  réunis  en  chapelet,  au  nombre 
de  six  à dix.  Ce  fait  s'explique  aisément.  Un  sait,  eii  effet,  que,  lors- 
que le  gluten  est  altéré,  il  ne  peut  |>lus  retenir  les  gaz  ([ui  se  for- 
ment dans  le  pain,  qui  alors  pousse  à plat.  Iæ  boulanger,  pour  pa- 
rer à cet  inconvénient,  active  le  plus  possible  la  fermentation  et 
prolonge  sa  durée;  il  n’est  pas  étonnant,  dés  lors,  qu’on  trouve 
plus  (le  forment  dans  ce  pain. 

962.  La  recherche  des  falsifications  est  beaucoup  plus  difficile 
dans  le  pain  que  dans  la  farine;  en  effet,  la  chaleur  et  l'humidité 
gonfieul  les  grains  de  fécule  de  toutes  les  graines,  et  tendent  à 
laire  disparailre  leurs  caractères.  Les  débris  d’enveloppe,  au  cou- 
Iraire,  résistent  dans  ces  circonstances;  aussi  faut-il  s’étudier  à les 
trouver. 

M.  Coulier  a fait  fabriquer  par  un  boulanger  des  pains  avec  de  la 
farine  à laquelle  il  avait  ajouté  différents  corps  étrangers  dans  une 
proportion  suffisante  pour  que  la  fraude  fût  profitable.  Voici  les  ré- 
sultats auxquels  on  arrive  en  examinant  ces  différents  pains  à l’aide 
du  microscope. 

L’inspection  au  microscope  no  fait  rien  découvrir  dans  le  jmivi 
addilionné  d'alun  ou  de  sulfate  de  cuivre. 

Pain  et  farine  de  riz.  — Ce  pain  présente  des  grains  polyédri- 
ques de  riz,  mais  ils  sont  trés-dilficilcs  à reiionuaitrc,  car  pendant 
la  préparation  les  grains  gonflés  d’amidon  de  blé  se  brisent  eu  frag- 
ments ii'réguliers  qui  pourraient  induire  l’expert  eu  erreur.  Il  est  bon 
dans  toutes  ces  recberebes,  d’étudier  fréquemment  le  pain  normal, 
et  de  le  comparer  continuellemeut  à celui  qu’on  examine.  L’examen 
sous  le  microscope  ne  fait  pas  reconnailre  la  fraude  quand  il  est 
simplement  mêlé  de  fécide  de  pomme  de  terre. 

Pain  et  pulpe  de  haricots.  — (Juelques  grains  de  fécule  présen- 
tent manifestement  des  traces  de  bile  ou  de  fentes  longitudinales. 
Ce  pain  contient,  de  plus,  des  cellules  enclore  entières  et  pleines  de 
grains  de  fécule.  Ou  reconnaît  ces  cellules,  qui  sont  ovoïdes,  à leur 
grandeur,  qui  est  de  0,08  à 0,12;  à l’aspect  des  huit  ou  dix  grains 
de  fécule  qu’elles  contiennent;  à la  membrane  enveloppante  (|ui  est 
ré^:uliére  et  continue;  enfin,  à l'action  de  l’eau  iodée.  Si,  en  effet, 
on  fait  pénétrer  lentement  un  peu  d’iode  sur  la  préparation,  on  voit 
les  grains  do  fécule  contenus  dans  l’intérieur  bleuir;  tandis  que  la 
membrane  reste  transparente  ou  pluWt  jaunit  un  peu.  Si  enfin  en 
frottant  le  couvre-objet  on  parvient  à briser  l’enveloppe  (ce  rjui  est 


Digitized  by  Google 


960 


EXAMEN  MICROSCÜNQUE  OU  UCAO. 


difficile,  car  elle  est  très-élastique),  les  grains  de  fécule  se  dis- 
persent. Ces  caractères  permettent  d’affirmer  que  le  corps  que  nous 
venons  de  décrire  est  bien  une  cellule  renfermant  de  la  fécule,  cl 
que,  de  plus,  elle  ne  provient  pas  du  blé,  qui  ne  contient  rien  de 
semblable. 

Pain  et  farine  de  mais.  — On  rencontre  dans  ce  pain  de  petits 
grains  polyédriques  qui  quelquefois  sont  encore  soudés  ; ce  der- 
nier caractère  est  très-important,  et  ne  peut  se  présenter  pour  les 
débris  de  fécule  brisée  : aussi  faut-il  s'assurer  que  les  grains  soudés 
que  l’on  observe  ne  sont  pas  seulement  juxtaposés.  On  y arrive  en 
provoquant  des  courants  au  moyen  de  pression  sur  le  couvre-objel, 
et  en  maintenant  toujours  le  corps  que  l'on  observe  dans  le  champ 
du  microscope  au  moyen  de  mouvements  convenables  imprimés  au 
porte-objet. 

On  rencontre  de  plus  dans  ce  pain  des  débris  du  périsperme 
jaune  du  grain  de  maïs. 

Pain  et  farine  d'orge.  — L’examen  au  microscope  ne  fait  rien 
découvrir;  mais  il  est  certain  qu’en  prolongeant  les  recherches 
pendant  un  temps  suffisant,  on  finirait  par  trouver  des  débris  des 
enveloppes  qui  diffèrent  beaucoup  de  celles  du  blé.  (Coulicr, 
loc.  cit.,  1859,  p.  280.) 

963.  Le  champignon  du  pain  moisi  est  un  Pénicillium.  Parto'is, 
quand  il  est  cuit  et  conserve  dans  de  mauvaises  conditions,  et  quand 
il  fait  chaud  et  humide,  il  peut  être  envahi  par  V Oïdium  aurantiacum, 
rougeâtre,  à odeur  désagréable  et  dont  les  spores  supportent  une 
température  de  100°  à 120“  sans  cesser  de  pouvoir  se  développer 
(Payen)  ; mais  à la  condition  d’avoir  été  préalablement  desséché  à 
froid  (voy.  p.  775),  tes  spores  et  les  autres  parties  des  plantes,  de 
même  que  les  animaux  ne  pouvant  supporter  la  chaleur  humide  de 
100°,  sans  destruction  de  Vêlai  d'organisalion  ou  mort  définitive. 

Recherche  des  falsificalions  du  cacao,  du  café,  etc. 

904.  Malgré  la  teinte  brune  que  la  petite  proportion  de  matière 
colorante  donne  au  contenu  des  cellules  de  l’amande  du  cacao,  le 
microscope  permet  d'y  reconnaître  de  nombreux  grains  de  fécule, 
mais  très-petits,  larges  de  0“““,01  environ. 

Ce  fait  permet  de  déceler,  à l’aide  du  microscope,  dans  les  poudres 
de  cacao,  les  chocolats,  la  présence  des  fécules  de  pomme  de  terre, 
de  Maranta,  de  Sagou,  de  Bâtâtes,  de  Blé,  etc.,  qu’on  y mélange 
souvent  pur  fraude.  Le  volume  cl  la  forme  des  grains  de  ces  fécules 
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ppi-mptlciil  de  les  distinguer  aisément.  Déplus,  M.  Payen  a constaté 
que  les  granules  de  la  fécule  de  cacao  perdent  rapidement  la  teinte 
violette  que  l’iode  leur  donne,  tandis  qu’elle  persiste  dans  les  autres 
fécules. 

l<es  poudres  d’ocre,  de  brique  pilée,  etc  , parfois  ajoutées  à ces 
substances,  se  reconnaissent  aisément  aussi  sous  le  microscope 
(voy.  p.  529-530)  ; mais  celte  détermination  préalablement  faite,  il 
faut  recourir  à l’incinération  du  chocolat  et  à l'emploi  des  réactifs 
chimiques  appropriés  indiqués  dans  les  Traités  de  la  recherche  des 
falsitications. 

905.  Les  observations  précédentes  s’applicpient  naturellement 
aussi  anxj  falsifications  de  iiiènie  ordre  qu’on  fait  parfois  subir  au 
café  en  jioudre  et  même  à la  chicorée  torréfiée. 

L’examen  microscopique  comparatif  découpés  des  grains  de  café 
fait  aisément  distinguer  leurs  cellules  de  celles  de  la  sciure  d'aca- 
jou, de  l’écorce  de  chêne  ou  du  tan  épuisé  et  pulvérisé  ; dos  pois  et 
de  l'orge  torréfiés  et  moulus  avec  lesquels  est  parfois  falsifié  le 
café,  ainsi  que  l'ont  constaté  les  médecins  de  Londres.  Les  grains  de 
fécule  des  pois  et  de  l'orge,  les  fibres  libériennes  de  l’écorce  du 
chêne,  les  gros  vaisseaux  ponctués  et  les  cellules  pleines  do  résine 
rougeâtre  de  l’acajou  différencient  nettement  ces  matières  dos  pe- 
tites cellules  polyédriques  â parois  épaisses  des  grains  du  café.  Il 
suffit  d’étaler  avec  un  peu  d'eau  la  poudre  qu’on  suppose  Falsifiée 
mise  sur  le  porte-objet.  Un  grossissement  de  tiO  à 80  diamètres  fait 
diqà  reconnaître  à peu  prés  les  fragments  qui  sont  étrangers  au 
café;  on  les  isole  à l’aide  des  aiguilles  en  se  servant  au  besoin  du 
prisme  redresseur  pour  les  observer  dans  la  glycérine  à un  gros- 
sissement do  250  à 300  diamètres. 

Le  microscope  fait  aisément  reconnaître  aussi  les  grains  de  fécule 
dans  la  poudre  des  corps  moulés  en  grains  de  café,  puis  séchés  et 
torréfiés,  composés  d’un  peu  do  café  eu  poudre  et  d’une  quantité 
souvent  considérable  des  farines  de  blé,  d’orge,  de  seigle,  de 
mais  et  de  glands. 

Dans  les  recherches  sur  les  falsifications  du  café,  il  ne  faut  pas 
tenir  compte  seulement  de  l'albumen  ou  endosperme  corné,  â pe- 
tites cellules  polyédriques  dont  les  parois  sont  épaisses,  non  ponc- 
tuées, avec  des  gouttelettes  d’huile  dans  leur  cavité.  Le  sillon  que 
porte  la  face  plane  de  reiidosperme  se  replie  presqu’à  angle  droit 
profondément  dans  l’épaisseur  de  celui-ci.  Il  y relient  une  grande 
partie^de  la  feuille  cotylédonaire  qui  lui  correspond,  avec  une  por- 

UoBi.'c.  — Microscope.  ÜI 
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lion  plus  ou  moins  étendue  de  sa  nervure  (iliro-vasculaire  qui  reste 
dans  le  sillon  inétrte  de  la  face  plane.  Cette  feuille  forme  de  légères 
pellicules  et  mm  des  granules  dans  le  café  moulu.  Leurs  cellules, 
en  outre,  sont  étroites,  trés-al longées,  conoides  aux  tleiix  bouts. 
Queliiues-unes  relienneiil  des  fraginenls  du  faisceau  fibro-vascu- 
laire  avec  ses  étroites  trachées,  ses  vaisseaux  ponctués,  etc. 

Or  les  parcelles  formées  de  chicorée  lorréliéc  qu'on  trou\e  dans 
les  cafés  moulus,  qu’elle  sert  parfois  à falsifier  sont  faciles  à recon- 
nailre  par  leurs  larges  cellules  à paroi  mince,  par  leurs  gros  fais- 
ceaux fibro-vasculaires  ù larges  vaisseaux  rayés  et  ponctués  sans 
trachées. 

Il  faut  du  reste,  dans  les  recherches  de  ce  genre,  commencer  par 
étudier  la  structure  des  grains  de  calé  et  de  la  souche  de  la  chir,o- 
rée  avant  d’examiner  les  mélanges  soupi^onnés  de  falsification. 


CHAPITRE  III 


Étnd«  dos  Cryptoffames  parasitas  des  plantas  cnlUvdaa. 


flfiO.  Pour  étudier  les  altérations  causées  aux  plantes  cultivées,  il 
importe  de  connailre  les  faits  suivants  qui  s’ohservohl  en  général  à 
l’aide  de  coupes  pratiquées  sur  le  parasite  et  la  plante  qui  le  porte, 
comme  s’il  s’agissait  de  la  plante  saine  (p.  8ô0  et  906).  L’examen 
doit  être  fait  sous  des  grossissements  dcôOO  à 400  diamètres,  la 
coupe  étant  mise  dans  l'eau,  la  glycérine  ou  le  chlorure  de  calcium. 
Beaucoup  de  spores  cl  de  mycéliums  doivent  paifois  être  étudiés 
à des  grossissements  de  500  à 700  diamètres,  lorsqu’on  veut  en 
faire  l’objet  de  recherches  scientifiques. 

Parlons  en  premier  lieu,  d’après  .\l.  Brongniart  (1869),  des  Péro 
nosporces  (genres  Cystopus  et  Peroiwspuraj  qui  se  placent  é la  suite 
des  Saprolegniées.  (Voyez  page  910.) 

967.  La  présence  du  Cystopus  candidus  détermine  la  rouille 
blanche  des  Crucifères  (|ui  se  manifeste  |)ar  des  taches  et  des  pus- 
tules blanches  apparaissant  sur  tous  les  organes  do  ces  plantes,  les 
graines  cl  les  racines  exceptées.  On  les  trouve  le  plus  souvent  sur 
la  face  inférieure  des  feuilles  de  qnelipies  espères,  trés-fréquem 
ment  sur  le  Capsella  bursa  pastoris  et  le  Lepidium  saliviim,  dans  la 
partie  supérieure  de  la  lige,  les  pédicelles  et  les  péricarpes.  Ces 
organes  sont  souvent  plus  ou  moins  déformés,  gonflés  et  courbés. 
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Le  mycéhum  de  ces  Champignons  se  trouve  abondamment  dans 
les  organes  attaqués,  le  plus  souvent  même  il  se  répand  dans  la 
plante  entière;  il  est  formé  par  des  tubes  ou  des  filaments  non  cloi- 
sonnés, Irès-rameux,  à parojs  épaisses  et  gélatineuses  ; ces  fila- 
ments rampent  dans  les  espaces  intercellulaires  du  parenchyme.  De 
liaiT  a constaté  qu'ils  sont  munis  de  suçoirs  qui  pénétrent  dans  les 
cellules  du  parenchyme  en  perforant  leurs  parois,  et  dont  les  ex- 
trémités sont  renflées  en  forme  de  vésicule  globulaire  ; les  taches 
blanches  contiennent  la  fructification  du  Cystopus.  Des  rameaux 
du  mycélium  accumulés  dans  certains  points,  sous  l’épiderme  de 
la  plante  envahie  par  le  parasite  et  formant  une  sorte  de  trame, 
naissent  des  faisceaux  de  tubes  claviformes  perpendiculaires  a la 
surface  extérieure  de  cette  trame  ; chacun  d’eux  engendre  à son 
sommet  des  vésicules  à peu  prés  sphériques  disposées  en  chapelet. 
Ces  vésicules  qui  ressemblent  aux  conidies  de  certains  Érysiphes 
en  diffèrent  à beaucoup  d’égards.  Quand  on  les  sème  dans  une 
goutte  d’eau,  en  ayant  soin  qu’ils  soient  entièrement  mouilléf,  leur 
protoplasma  se  segmente  bientôt  en  cinq  à huit  cellules  ; quel- 
ques minutes  après,  ces  segments  sont  devenus  des  zoospores  qui 
sortent  par  une  des  extrémités  de  la  Conidie-sporange.  D’abord  im- 
mobiles, ils  ne  tardent  piS  é s’agiter  h la  manière  de  ceux  des  al- 
gues, car  ils  sont  munis  de  deux  cils,  l’un  plus  court  et  dirigé  en 
avant  pendant  la  marche  du  zoospore,  l’autre  plus  long,  diamétra- 
lement opposé  au  premier  et  qui  semble  traîner  après  le  corpuscule 
quand  cehii-ci  se  déplace.  La  génération  des  zoospores  commence 
généralement  d’une  heure  et  demie  à trois  heures  après  rensemen- 
cement  des  conidies  dans  l’eau.  On  peut  obtenir  cette  production 
des  zoospores  même  sur  des  échantillons  recueillis  depuis  un  mois 
et  demi  ; plus  lard  ils  perdent  cette  faculté. 

On  retrouve  encore  ici  dos  oogones  et  des  anthéridies  présentant 
beaucoup  d’analogie  avec  le  système  sexuel  que  nous  avons  décrit 
à l’occasion  du  Suprolegnia  (page  910),  seulement  l’oogone  ne  ren- 
ferme qu’une  oospore  munie  d’une  enveloppe  extérieure  mince  et 
d’un  endospore  très-épais. 

Les  üospores  n’éprouvent  de  changement  appréciable  qu’après 
un  repos  de  plusieurs  mois.  (DeBary.)  L’oospore  germant  devient 
un  grand  zoosporange  'dont  le  contenu  se  segmente  en  nombreux 
zoospores.  Ceux-ci  sont  tout  à fait  semblables  à ceux  qui  naissent 
des  conidies-sjioranges,  elle  sort  qu’ils  éprouvent  est  le  même 
pour  les  uns  et  les  autres.  Quand  on  met  sur  une  feuille 
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OU  sur  une  lige  de  Crucifères  une  goutte  d’eau  (jui  contient  des  zoo- 
spores,  et  qu’au  bout  de  quelques  heures  on  en  examine  l’èpideriiie 
détaché,  on  voit  la  plupart  des  zoospores  fixés  sur  les  stomates  ; le 
tube  de  mycélium  (|u’ils  ont  émis  y pénétie,  mais  leur  végétation 
s’arrête  promptement.  Si,  plusieurs  jours  ou  même  quelques  se- 
maines après  l’ensemencemenl,  on  examine  l’épiderme  et  le  tissu 
sous-épidermique,  on  y trouve  les  germes  d’apparence  fraîche, 
mais  ils  ont  cx)nservé  l'aspect  qu'ils  offraient  le  premier  Jour.  De 
Bary  a constaté  que  ce  sont  uniquement  les  germes  entrés  par  les 
stomates  des  cotylédons  qui,  en  s'accroissant,  produisent  le  mycé. 
lium.  Ces  premiers  tubes  du  mycélium  peuvent  produire  des  coni. 
dies  dans  les  cotylédons  mêmes,  monter  dans  la  plante  croissante 
et  en  envahir  tous  les  organes  ; si  la  plante  nourrice  vit  pendant 
riiiver,  ils  durent  avec  elle  pour  reprendre  leur  végétation  au  prin- 
temps. La  rouille  blanche  des  Pourpiers,  des  Chicoracées,  des  Cir- 
xiiim  et  des  Alsinées  est  due  à des  espèces  de  Cijslopus,  dont  la 
végétation  est  tout  à fait  semblable  à celle  du  C.  randulus,  et  qui 
sont  très-bien  caractérisées  par  la  forme  et  la  structure  de  leurs 
organes  reproducteurs. 

Les  espèces  de  Cijstopus  atteignent  les  plantes  les  plus  diverses 
et  y occasionnent  ordinairement  des  changements  de  formes  ana- 
logues aux  galles  dans  les  organes,  dans  l’intérieur  desquels  végète 
leur  mycélium.  On  peut  citer  comme  type  de  celle  action  le  Cps- 
topus  (l'eronospora)  ]Hirasiticu!i  qui  se  développe  sur  la  lige  des 
Heurs  des  Crucifères,  et  fréquemnicnl  surtout  sur  la  Capsell»  biirau 
pastoris.  Il  entraine  un  gonflement  et  une  déformation  de  la  tige, 
analogues  à ceux  occasionnés  par  les  animaux  qui  donnent  origine 
aux  galles.  Dans  tous  ces  cas  toutefois,  le  tissu  cellulaire  attaqué 
n’est  point  détruit  comme  dans  les  autres,  mais  subit  plutôt  une 
hypertrophie  pathologique. 

968.  Le  champignon  des  pommesde  terre  {Pcroiiosjwra  infeslanx] 
fait  une  exception  parmi  les  espèces  de  ce  genre,  en  ce  sens  qu’au 
lieu  d'entrainer  l’hypertrophie,  il  conduit  à la  mortification  du  tissu 
cellulaire  atteint,  accompagnée  d'une  coloration  brune  des  mem- 
branes cellulaires  et  de  décomposition  putride.  Il  s'ensuit  que  les 
feuilles  atteinles  du  Solanum  deviennent  noires,  tandis  que  les 
tubercules  dans  le  sol  se  putréliont. 

Les  Perotwspora  ressemblent  aux  Cystopiis  [lar  leur  végétation 
entophyte,  par  la  structure  de  leur  mycélium  et  aussi  par  leur  ap- 
pareil reproducteur. 
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1.0  mycôliiiin  consiste  en  des  tubes  trè.s-ranieu.\,  cylindriques,  vai  i- 
(|nonx  on  moulés  conformément  à la  disposition  des  espaces  inter- 
cellnlaircs  qu’ils  romplissenl;  leur  membrane  ne  présente  point 
l'épaisseur  et  la  consistance  gélatineuse  des  mêmes  parties  dans 
les  Cijslopus.  Ce  mycélium  rampe  dans  les  méats  intercellnlaires 
ou  dans  des  cavités  quelconques  de  la  plante  bospitaliére;  ces 
filaments  peuvent  perforer  la  paroi  dos  cellules  parenchymateuses 
et  s'étendent  parfois  à leur  intérieur  en  se  divisant  en  de  nombreux 
rameaux  fasciculés  ; le  Peronospora  infestons  ou  parasite  île  la 
Pomme  de  terre  est  la  seule  espèce  qui,  selon  les  observations  de 
.M.  de  Bary,  soit  le  plus  souvent  dépourvue  de  suçoirs.  Son  mycélium 
ne  fait  ordinairement  qu'appliquer  sa  membrane  ténue  contre  les 
cellules  du  tissu  qu’il  habite. 

La  fructification  non  sexuée  des  Peronospora  consiste  en  des  cel- 
lules qui,  à l'état  de  maturité,  sont  analogues  aux  conidies  du  (]ys- 
topus,  mais  les  organes  qui  engendrent  res  conidies  ont  dos  carac- 
tères spéciaux  sur  lesqnelsest’fondée  la  distinction  des  deux  genres; 
ce  sont  des  filaments  allongés,  dressés,  nés  du  mycélium  rampant 
sons  l’épiderme  de  la  plante,  s’éb’vant  généralement  au  travers  des 
stomates  on  plus  rarement  en  perforant  les  parois  des  cellules  épi- 
dermiques, fistuleux,  non  cloisonnés,  et  dont  la  partie  supérieure 
se  divise  toujours  en  rameaux  dont  la  disposition  varie  selon  l'es- 
pèce. Dans  le  Peronospora  de  la  Pomme  de  terre  malade  {P.  infes- 
tons), la  partie  supérieure  du  filament  fertile  porte  deux  à cinq 
branches  du  premier  ordre  qui  sont  parfaitement  simples  ou  qnel- 
quclois  munies  d’un  ramule  latéral.  Dans  les  autres  espèces,  les 
rameaux  du  premier  ordre  épars  sur  le  tionc  ou  issus  d’une  bifur- 
cation do  celui-ci  offrent  généralement  des  diebotomies  répétées  et 
donc  chacune  est  dans  un  plan  contraire  à celui  de  la  bifurcation 
précèdenle;  chaque  rameau  du  dernier  ordre  engendre,  une  seule 
conidie  terminale.  (Voy.  sur  la  nature  des  Conidies,  p.  8.“>8.) 

Il  est  de  ces  conidies  qui  se  comportent  comme  les  spores  sim- 
ples de  beaucoup  de  Mucédinées,  avec  lesipiellcs  les  Peronospora 
avaient  d’abord  été  confondues  comme  appartenant  au  genre  lio- 
tri/tis.  Placée  dans  des  conditions  favorables,  chacune  de  ces  coni- 
dies pousse  un  tnbe-gernie  dont  lu  formation  ne  diffère  en  aucun  , 
point  essentiel  de  ce  ipi  on  connait  des  spores  de  la  plupart  des 
Champignons.  Dans  d'antres  cas,  la  conidie  expul.se  un  globule  do 
• protoplasma  qui  s’entoure  de  cellulose,  devient  ainsi  une  conidie 
secondaire  et  germe  en  émettant  un  tube  épais  qui  s’allonge.  Dans 
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1p  l'eronospora  infeftans,  il  n’en  est  pas  ainsi  ; les  conitlics  comme 
celles  des  V.yxtojmtt  peuvent  engendrer  et  émettre  des  zoospores 
analogues  à ceux  des  Cijstopus;  elles  peuvent  aussi  émettre  un  tube 
simple  dont  rextréniité  se  renfle  en  forme  de  vésicule  qui  s'isole  du 
tube-germe  par  une  cloison  et  (irend  les  caractères  essentiels  de  la 
conidie  mère;  cette  cellule  secondaire  peut  parfois  engendrer  une 
cx;llulc  tertiaire  par  un  même  procède,  et  ces  productions  jouent 
également  le  réile  de  sporanges.  (Sur  les  Zmtspores,  v.  p.  911.) 

Quant  aux  organes  sexuels  des  Peronospora  (Tulasne),  ils  ne  dif- 
fèrent de  ceux  des  Cyslopus  que  par  des  c.iractères  secondaires. 
On  y observe  également  des  Oosporanges  (lig.  294)  fécondés  par  des 
Anihèridies  qui  s'appliquent  sur  un  des  points  de  leur  surface  et 
font  pénétrer  dans  leur  intérieur  la  matière  granuleuse  qu'ils  ren- 
ferment. M.  de  Bary  a fait  de  nombreuses  et  inutiles  tentatives  pour 
observer  la  germination  dos  oospores  des  Peronospora;  mais  il 
admet,  par  analogie  avec  ce  qui  se  passe  dans  les  Cystopus,  que 
ces  oospores  ayant  reposé  pendant  l'hiver  engendrent  des  zoo- 
spores, et  que  ceux-ci  poussent  des  tubes  de  mycélium  qui 
pénétrent  dans  la  plante  hospitalière. 

969.  Los  spores  des  Peronospora  semées  sur  une  partie  convena- 
ble de  la  plante  hospitalière,  les  tubes-germes,  après  avoir  atteint 
une  longueur  qui  souvent  ne  dépasse  pas  le  diamètre  de  la  spore, 
perforent  la  paroi  des  cellules  épidermiques,  s'accroissent  dans  leur 
intérieur,  puis  traversent  la  paroi  opposée  pour  entrer  ordinaire- 
ment dans  les  méats  interccllulaires  du  tissu  sous-épidermique  et 
y former  le  mycélium.  I.es  mycéliums  du  Peronospora  itmbellilera- 
rum  n'entrent  que  par  les  stomates. 

Quand  on  sème  le  Peronospora  infeslans  sur  des  feuilles  saines 
de  Pomme  de  terre,  ces  tubes  de  mycélium  entrent  au  travers  de 
l'épiderme,  et  se  répandent  dans  le  tissu  du  point  ensemencé  ; 
au  bout  de  quelques  jours  des  fllaments  sortent  (fig.  295)  par 
les  stomates  et  produisent  des  conidies.  Le  tissu  prend  peu  à peu 
une  teinte  noinUre  et  se  desséche  ou  se  |tourrit.  Los  taches  des 
leuilles  sont  donc  produites  par  le  parasite,  et  la  propagation  ra- 
pide de  la  maladie  s'explique  par  la  grande  quantité  de  conidies- 
sporanges  et  de  zoospores  qui  est  produite,  et  par  la  rapidité  du 
développement  de  la  plante. 

Quand  on  sème  les  zoospores  du  Peronospora  infestons  sur  lui 
tubercule  sain,  on  voit  les  gerti  es  du  parasite  pénétrer  dans  les 
cellules  superliciclles,  se  répar.  Ire  dans  le  parenchyme  périphé- 
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rique  et  produire  les  im'mes  alléralions  qu'on  observe  sur  les  tu- 
bereules  malades  retirés  du  sol  d’un  cliamp.  Mais  le  parasite  ne 
fructilie  ordinairement  que  sur  les  surfaces  du  tissu  intérieur  mises 
en  contact  avec  l’air. 

Quand,  au  printemps,  une  pomme  de  (erre  malade  pousse  ses 


t'iti.  îai 


liges,  le  mycélium  monte  dans  celles-ci  et  se  trahit  par  des  taches 
noirâtres.  Le  parasite  fructifie  abondamment  et  se  propage  dans  la 
nouvelle  saison  par  des  conidics  provenant  du  mycélium  vivace. 
Cette  circonstance  est  importante  pour  l’espèce  dont  il  s’agit  ici  : 
car,  du  moins  dans  nos  climats,  elle  ne  produit  pas  d’oospores  et 
ne  SC  multiplie  que  par  des  conidies  dont  la  vitalité  est  sans  aucun 
doute  détruite  promptement,  soit  par  suite  de  leur  germination 
immédiate,  soit  par  leur  dessiccation.  Quand  on  place  des  tuber- 
cules sains  dans  du  terreau  et  qu’on  sème  des  conidies  du  Pero- 
no^jiora  à la  surface,  du  terreau  arrosé  de  temps  en  lenqts,  on  voit 
au  bout  de  huit  à di.v  jours  les  tubercules  atteints  do  la  maladie. 
Quand  on  exariiine  le  terreau  ou  le  sol  d’un  chninp  dont  les  fanes 
sont  envabies  par  le  Peroimspora,  on  trouve  aisément  les  conidies 
à une  profondeur  considérable.  .Ainsi  les  conidies  sont  amenées  aux 
tubercules  par  l’eau  qui  pénétre  dans  le  sol  ; ce  liquide  détermine 


' ^ Oosporfinges  du  Peronospora  infmtan».  zt.  Zoosporcs  sortis  îles  oosporanjfos 
Bary.) 

**  PeronoijHirn  infezlanssoilavl  par  un  stomate  (»/)  de  r<^piderme  (r/A).  m.  Mycélium 
f.  Filament  poiiniit  des  conidies>s|>oranges  (ut  rudimentaires.  (O'apiH's  de  bary.) 
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lo  dévplopppmeiil  des  zoospores  cl  des  germes  dans  le  sol  même, 
et  ceux-ci,  perçant  répiderme,  envahissent  les  Inhercnles  poni- y 
produire  les  altéialions  connuef.  I.e  genre  l‘er<m<isi>ora  raiferme 
nn  grand  nomlji'c  d'espèces  parasites  de  végêlanx  sauvages  ou  enl- 
livés.  Klles  se  développe  nt  en  général  sur  diverses  espèces  d'nn 
même  genre  ou  d’une  même  famille  naturelle  et  se  signalent  à 
l'oleservaleur  par  le  duvet  ou  la  poussière  grisétre  doi.t  elles  cou- 
vrent la  face  inférieure  des  feuilles  et  par  le  changement  de  cou- 
leur qu’elles  déterminent  dans  ces  organes. 

970.  Do  même  que,  les  Péronosporées,  les  Vrédinées  liahiteut  des 
plantes  vivantes.  Leur  mycélium  (Léveillé,  185D)  est  formé  de  fila- 
ments ténus,  rampant  dans  les  méats  intercellulaircs,  dépourvus 
de  suçoirs  et  formant  souvent  dos  plexus  inextricables.  Sous  l’épi- 
derme de  la  plante  hospitalière  sur  un  stroma,  ou  petite  masse 
cellulaire  formée  par  dos  rameaux  du  mycélium  réunis,  entrelacés 
naissent  des  coussinets  cellulaires  assez  compactes.  L’accroisse- 
ment de  ceux-ci  et  de  la  fructification  détermine,  à un  moment 
donné,  la  rupture  de  l'épideime  de  la  plante  qui  les  nourrit  et 
forme  des  petits  groupes. 

Les  Æciiliiim  sont  caractérisés  par  l’existence  d’une  véritable  en- 
veloppe protectrice,  membraneuse,  d’abord  close  et  naissant  de  la 
circonférence  d’un  coussinet  on  stroma  du  mycélium,  dont  les  fila- 
ments ténus  pénétrent  dans  le  parenebyme  sous-jacent.  Cetle  sorte 
de  péridiuin  est  formée  d’un  seul  rang  de  cellules  irés-différentes 
de  celles  qui  composent  le  parenchyme  ou  l’épiderme  de  la  plante 
hospitalière.  Après  avoir  protégé  la  fructification  de  l’ontopliyte  et 
avoir  formé  une  saillie  plus  ou  moins  considérable  au-dessus  de 
l’épiderme  (pi’il  a déchiré,  il  s’ouvre  au  sommet  d’une  façon  sou- 
vent trés-réguliérc  pour  laisser  échapper  les  spores.  Sur  les  coupes 
on  voit  que  les  organes  de  la  fructification  se  composent  de  chape- 
lets nombreux  et  libres,  de  petites  cellules  globuleuses.  Dans  idia- 
cun  d’eux,  ces  cellules  vont  en  grossissant  de  la  base  au  sommet; 
celles  de  la  base  sont  à peine  formées  et  naissent  sur  des  ca^llules 
dressées,  oblongues,  sortes  de  basides,  ce  qui  fait  désigner  ces 
spores  par  le  nom  de  slylosjiores  ; la  cellule  supérieure  est  une  spore 
parfaite  qui  se  détaebo.  Chaipio  cellule  du  chapelet  devient  à son 
tour  terminale  et  spore  complète,  et  il  y a une  formation  inces- 
sante de  cellules  à la  base  du  filament  moniliforme.  Les  spores 
mil res  sont  sphériques,  munies  d’un  tégument  égal;  elles  s’accu- 
mulent en  grand  nombre  dans  le  péridium. 
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Los  L'redo  n’onl  pas  comme  les  Æjddium  d'eiive.loppe  propre  et 
prolecirice;  les  lambeaux  de  l'épidernie  soulevé  en  (iemient  seulo- 
menl  lieu,  il  faut  y joindre  <|nelqncfois  des  cellules  dressées,  libres 
et  souvent  assez,  grandes,  sortes  de  paraphyses  (|ui  forment  comme 
une  baie  autour  des  groupes  de  frnetificalion  on  des  sores.  A la 
surface  du  stroma  se  dressent  des  sortes  de  basides  portant  une 
seule  spore  ((u’on  désigne  également  comme  des  stylospores.  Dans 
VL'redo  de  la  Ronce  ou  dans  celui  de  la  Rose,  ces  spores. présentent 
e,in(|  à six  angles  tous  terminés  par  un  point  circulaire  aminci  ef 
plus  transparent  que  le  reste  du  tégument.  Dans  VUredo  suaveolem 
et  VVredo  Fabœ,  il  n’y  a que  trois  de  ces  pores,  etc. 

fl7 1 .Des  Pucciniées  manquent,  comme  les  l'redo, de  péridinm,  ont 
nn  stroma  chargé  de  cellules  dressées  et  allongées  en  forme  do 
massue  pédicellée  qui  forment  une  sorte  de  sporange  à deux  spores 
soudées  (Fuccinin)  on  à plusieurs  spores  {Phragmidium)  on  même  à 
une  seule  spore  {L'romyces).  Ces  spores  sont  agencées  de  telle  soi  te 
qu'elles  simulent  un  germe  unique  bilocniaire  ou  pluriloeulaire. 
Elles  sont  généralement  d’une  couleur  foncée  brune  ou  noire,  à té- 
gument épais  et  résistant,  et  présentent  des  amincissements  analo- 
gues à ceux  des  l'redo.  En  I85i,  M.  Tulasne  reconnut  que  i'Vredo 
et  la  Puccinie,  qui  habitent  ensemble  sont  une  seule. et  même 
plante,  que  la  première  est  une  forme  printanière  moins  impor- 
tante que  la  seconde  qui  est  a'slivnle  et  dont  les  spores  durables 
(Chronisporen  de  .M.  Tulasne  Télevto-spores  de  M.  de  Bary),  déve- 
loppées en  été  ou  en  automne,  ne  germent  qu’au  printemps  sui- 
vant. M.M.  Tulasne  et  de  Bary  ont  démontré,  en  outre,  qu’il  existe 
nn  troisième  appareil  plus  précoce  que  les  deux  autres  et  analogue 
il  ceux  qn’on  a désignés  sous  le  nom  do  spermogonies  dans  les  Li- 
chens et  dans  les  Uiamjugnons.  Les  spermogonies  des  l.'rédinées 
consistent  en  un  conceptacle  globuleux  ou  hémisphéri(|ue  formant 
une  légère  saillie  à la  sui  face  des  feuilles,  dans  le  parenchyme  des- 
quelles elles  sont  plongées  et  dont  la  paroi  intérieure  est  tapissée 
d’une  masse  épaisse  de  filaments  simples  et  dressés.  Du  sommet  de 
ces  filaments  (stérigmates)  naissent  isolément  ou  associées  en  courts 
chapelets  des  spermaties  ovoïdes  ou  oblongues,  très-petites,  dont 
la  multitude  remplit  bientùt  la  cavité  simple  de  la  spermogonie. 
Celle-ci  sécrété,  en  outre,  une  matière  \isqueuse  qui  se  joint  aux 
spermaties  et  s'épanche  avec  elle  hors  do  l’orifice  unique  du  con- 
ceptacle. (Voy.  p.  589,  fig.  ‘iü.’i.) 

Chez  le  plus  grand  nombre  des  Æcidium  folliicoles,  les  sores 
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sont  disposés  en  un  cercle  dont  l’aire  est  occupée  par  nu  groupe 
de  spermogonies;  en  même  temps,  sur  le  point  correspondant 
à l’antre  face  de  la  feuille,  on  remarque  souvent  d’autres  sper- 
mogonies plus  nomlireiises.  Les  taches  d’un  muge  orangé  très-vif 
qui  annoncent  au  (irintemps  le  développement  du  lUvsIcIlm  rnncel- 
lala  sur  les  feuilles  <tes  Poiriers,  portent  é la  face  supérieure  de 
petits  tubercules  qui  sont  autant  de  sperniogonics.  La  Puccinie  ou 
Vromyces  do  la  Fève  (/’i/cci’nm  Fabœ,  Grew  ; Vrmniices  appendicu- 
hiliis,  Lk)  a des  spores  qui  sont  des  cellules  obovales,  brunes, 
lisses,  montrant  le  pore  terminal  caractéristiiiué  des  L'romycex  cl 
attachées  au  moyen  d’un  pédicelle  sur  le  siroma  qui  les  porte.  L’en- 
.«emble  forme  des  [lulvinules  compactes  et  noirâtres.  Ia‘s  s|iores  niil- 
rissent  à la  fin  de  l'été  ou  en  automne.  Pendant  1 hiver,  elles  de- 
meurent dans  un  état  de  repos  et  n’acquièrent  la  facullé  de  germer 
qu’au  printemps  ou  dans  l’été  suivant.  Mors,  quand  elles  sont  hu- 
mectées et  placées  sur  un  sol  ou  dans  une  atmosphère  humide,  la 
germination  a lieu  au  bout  de  quelques  jours.  De  Dary^  a conclu  de 
ses  observations  que  VUromyccs  fippendirulatus  présente,  outre  les 
spermogonies,  quatre  sortes  d’organes  reproducteurs,  qui  servent 
tous  à propager  rcs[iéc.c,  mais  dont  un  seul  la  reproduit  dans  une 
forme  toujours  identique,  tandis  que  les  autres  présentent  des  gé- 
nérations alternantes. 

1“  I,es  spores  produisent  en  germant  le  promycélium,  sur  lequel 
se  développent  les  sporidies; 

2"  Les  .«ywn’(/i’e.s  donnent  lieu  à un  mycélium,  qui  porte  d’abord  : 

7)"  \7Æcidium  qui  engendre  des  stylospores  ; ces  stylospores  pro- 
duisent : 

L’IJredo,  seconde  forme  de  fructification  à stylospores,  et  plus 
lard  les  spores  numéro  t,  qui  sont  toujours  associées  à l’f ’m/o  dans 
la  même  pustule,  les  spores  parfaites  et  les  stylospores  iredo  vien- 
nent aussi  sur  le  mycélium  vieux,  qui  a préablement  produit  l’Æci- 
dit/m.  Ix“s  stylospores  iredo  reproduisent  toujours  Vl'redo  et  les 
spores  proprement  dites.  Fnfin  on  doit  remaripier  que  les  germes 
dns  sporidies  de  VLromyces  pénétrent  dans  les  méats  intercellulaiies 
en  perforant  les  cellules  de  l’épiilerme,  taudis  que  les  germes  de 
\'/Ecidiiim  et  de  Vl’redo  ne  s’introduisent  que  par  les  stomates.  Ge 
fait  parait  s’appliquer  d’une  manière  générale  é ces  trois  formes  du 
même  végétal  dans  les  autres  ürédinôes. 

Prestpielous  les  Æcidiunn\w  l’on  conuail  sont  entièrement  con- 
foi  mes  entre  eux  : il  en  est  de  même  de  la  plupart  des  liromyces, 


Digitized  by  Google 


l’ARASITISMK  DES  PUCCINIES. 


97 


tant  pour  leurs  spores  que  pour  les  l’redo  qui,  selon  M.  Tulasne, 
en  sont  la  forme  stylosporép- 

Les  Lnecinics  ne  tlilfi'reul  des  L'romijces  (juc  par  leurs  spores  hi- 
loculaires.  On  trouve  des  L'romijces  cl  des  Piiccinia  mn  présentent 
des  spermogonies  semblables  A celles  précédant  les  Æciiliiim  qui 
babitent  la  même  plante  hospitalière.  Toutes  ces  données  parais- 
sent indi(|uer,  selon  MM.  Tulasne  et  de  Ilary,  que  \cn  /Ecidium  ne 
constituent  pas  un  genre  par  eux-méinos,  mais  qu’ils  sont  des  or" 
ganes  appartenant  à des  espèces  qui  offrent  un  développement  ana- 
logue à celui  de  V l'romi/ces  appendirulatus.  Chacune  de  ces  espèces 
posséderait  ses  spermogonies,  son  A^culium,  son  l'redo  et  ses  spores 
proprement  dites;  chacune  offrirait  des  générations  alternantes 
analogues. 

!)7'2  . (Certains  de  ces  Champignons  parasites,  outre  les  lihénoménes 
curieux  de  génération  alternante  que  nous  venons  de 'signaler  et 
qui  iloivent  s’étendre  à un  grand  nombre  d’Urédinées  qu’on  ap- 
pelle aujourd’hui  des  noms  de  Puccinia,  d'Uromijces,  de  Phragmi- 
dium,  d'Æcidium  et  d'Uredo,  présentent  en  même  temps  le  fait 
remarqnahle  de  VHelerœcie,  c'est-à-dire  un  changement  de  plante 
hospitalière. 

Des  essais  de  culture  avaient  montré  à de  Bary  (|ue  les  urédo- 
spores  du  Puccinia  Grnmiiiis  et  ses  spores  finales  parfaites  (téleu- 
to- spores)  ou  l’uccinie  pro|irement  dite,  naissent  exclusivement  sur 
les  Ciraminées  ; que,  par  ses  urédo-spores,  ce  Champignon  se  multi- 
plie dans  ces  plantes  sous  une  forme  constamment  la  même,  mais 
que  les  germes  des  sporidies  engendrées  par  les  téleuto-spores  de 
la  Puccinie  après  le  repos  hibernal,  ne  pénétrent  que  dans  les 
feuilles  de  l’Kpine-Vinette  ou  Rerheris.  Ils  s’y  développent  en  un 
mycélium  et  produisent  l’/t'cidiMm  lierberidis,  qui  est  conséquem- 
ment un  membre  légitime  du  Puccinia  Graminis  II  y avait  lieu  de 
supposer  qu’à  leur  tour,  les  germes  des  spores  de  l'Æcidium  sln- 
Iroduiraient  dans  les  parties  vertes  des  (’iraminées  pour  y repro- 
duire VL’redo  et  la  Puccinie  en  (jucslion.  M.  de  lîary  ayant  déposé 
sur  de  jeunes  plants  de  seigle  des  spores  mûres  et  fraichement 
cueillies  de  VÆcùtium  lierberidis,  il  vit  six  jours  après,  de  petites 
taches  jaunes  se  manifester  sur  des  feuilles  ensemencées,  et,  deux 
jours  plus  hird,  une  de  ces  feuilles  commença  à montrer  un  L'redo 
orangé  qui  avait  déchiré  l’épiderme.  Tous  les  L’redo  obtenus  de 
ces  cultures  présentaient  les  caractères  particuliers  A celui  qui 
précède  le  Puccinia  (iraminis.  Le  Puccinia  Siraminis  est  aussi  un 
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pnrnsitn  1|(!|(TOÏ(|ho,  m.ii»,  tandis  que  In  l‘ucrinin  Grnminisne  peut 
produire  son  Æcidiiim  que  sur  une  seule  de  nos  plantes  indigènes, 
l’Épine-Vinelle,  cette  Puccinie  de  la  paille,  croit  indiffèrenunent 
aux  dépens  de  plusieurs  espèces  de  Iloragiiièes,  même  de  genres 
difl'èrents,  et  a pour  ÆriV/inm'/’Æ.  nsiierifolit. 

A la  face  inférieure  dos  leuilles  du  Poirier  se  montrent  souvent  ' 
à la  fin  de  Pété  des  groupes  de  petits  cônes  s'ouvrant  longitudina- 
lemeiit  par  plusieurs  fentes  latérales  et  CÆiistiluant  nue  sorte  d'/Eci- 
dium  connu  sous  le  nom  de  Ilœstelia  cancellala.  Oepuis  longtemps, 
les  horticulteurs  avaient  remarqué  que  le  voisinage  des  Genévriers 
{Junipertis  Sabina,  Onjcedrm)  paraissait  déterminer  cette  maladie 
du  Poirier.  Ges  Genévriers  nourrissent,  en  efl'el,  un  Champignon 
connu  sous  le  nom  de  l‘udii<omajuniperi,  qui  produit  à la  longue, 
sur  leurs  hranches,  des  tuméfactions  irrégulières  du  bois  et  de 
l'écorce.  Ce  Champignon,  consiste  en  ligules  charnues  ayant  l'appa- 
rence de  certaines  Treiiielles  et  dont  la  surface  est  garnie  de  spores 
biloculaires.  Ces  spores,  sans  se  détacher  de  la  surface  du  stroma 
charnu  qui  leur  a donné  naissance,  émetlenl  de  longs  tubes  sur 
lesquels  apparaissent  des  spiculés  et  des  sporidies  d'une  extrême 
ténuité.  Des  applications  directes  de  ce  Podisoma  ont  été  faites  sur 
plusieurs  feuilles.  Celles-ci  et  un  grand  nond)re  d’autres  ont  été 
bientôt  atteintes  par  les  plantes  parasites  développées,  sans  aucun 
doute,  sous  l'inlluence  des  sporidies  répandues  par  le  Podiaoma 
dans  l'air  ambiant,  l.es  spermogonies  qui  précédent  la  formation 
de  V Æcidiwn  ou  Rœslelin  se  sont  montrées  on  grand  nombre  for- 
mant les  plaques  orangées  qu’on  voit  on  ce  moment  à la  surface 
supérieure  des  feuilles,  et  qui,  sans  aucun  doute,  seront  suivies, 
sur  plusieurs  d'entre  elles,  dans  une  saison  plus  avancée,  de  l’a{)- 
parition  du  Rœslclia  cancellala  h leur  surface  inférieure. 

Le  Podisoma  joue  ici  le  rôle  des  Puccinies  dans  les  exemples 
précédents  de  génération  alternante  hétéroïque,  mais  il  y a encore 
à constater  le  transport  des  spores  de  VÆcidium  ou  Rœslelia  sur 
les  Genévriers  pour  y déterminer  la  production  du  Podisoma. 
Démarquons  enfin  que  le  Jitnipenis  commuais,  bien  plus  répandu 
que  les  Juniperus  Sabina  et  O.vycednis,  portant  le  mémo  Podi.soma, 
est  probablement  l'origine  du  parasite  si  fréquent  sur  les  Poiriers 
des  jardins. 

975.  C’est  à côté  des  IJrédinées  que  se  placent  les  Vslilayines,  qui 
ne  naissent  pas  seulement  sous  l’épiderme  pour  y former  de 
petites  pustules  arrondies  ou  linéaires,  mais  qui  occupent,  au  con- 
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traire,  le  plus  souvent  les  couches  profondes  du  parenchyme  des 
plantes  et  entraînent  hahilucllement  la  destruction  complète  de 
l'organe  qui  leur  a servi  de  matrice. 

Les  UstiUiijo  vivent  dans  les  tissus  des  Graminées  et  dans  les 
Heurs  d'autres  végétaux,  tant  monocotylédonés  que  dicotylédonés. 
L’un  d'eux  se  substitue  au  pollen  dans  les  anthères  de  quelques  Ca* 
lyophyllées  (Li/clinis  dioïca  et  L.  /los  cuculij.l.e  plus  anciennement 
connu  est  celui  qui  attaque  particulièrement  les  Orges  et  les  Avoi- 
nes et  cause  moins  do  tort  au  Froment.  11  se  développe  dans  le 
parenchyme  des  glumes,  dos  balles,  de  l'axe  des  épillets  et  des 
Heurs.  Lue  sorte  de  squelette  noirci  et  méconnaissable  est  tout  ce 
qui  reste  de  ces  parties  quand  le  vent  a dissipé  la  poussière  for- 
mée par  les  spores.  Par  lui,  les  organes  de  la  fleur  sont  plus  ou 
moins  avortés,  les  épillets  stériles  et  altérés.  Une  autre  espèce  d'i  s- 
lilago  est  très-connue  des  cultivateurs,  à cause  du  tort  qu’elle  fait 
au  Maïs.  Elle  se  développe  spécialement  dans  les  écailles  ou  brac- 
tées qui  entourent  la  fleur  femelle  de  cette  plante,  dans  cette  Heur 
même,  dans  les  fleurs  voisines  de  l’épi,  sur  la  tige  et  dans  les  fleurs 
mâles  et  femelles.  Les  parties  de  la  fleur  sont  toutes  diversement 
hypertrophiées.  L’ovaire  lui-mème  prend  souvent  part  à ces  turges- 
cences. Le  Champignon  peut  aussi  se  développer  dans  les  bractées 
qui  accompagnent  l’épi  et  dans  la  lige  de.  la  plante.  Il  détermine 
sur  celte  dernière  partie  la  formation  de  tumeurs  plus  ou  moins 
volumineuses  et  difformes. 

Ces  excroissances  étant  encore  gorgées  de  suc  sont  formées  d’un 
parenchyme  à grandes  cellules,  fréquemment  lacuneux,  traversé 
par  un  petit  nombre  de  faisceaux  libro-vasculaires.  Les  autres 
parties  de  la  plante  envahies  par  l’cnlophyle  offrent  d’ailleurs 
une  structure  analogue.  A quelque  instant  qu'on  los  examine  avant 
la  pulvérulence  finale  de  ['Vstilayo,  les  lacunes  de  ce  parenchyme 
et  souvent  ses  cellules  constitutives  sont  remplies  par  la  matière 
du  Champignon.  Au  milieu  d'une  substance  muqueuse,  gélatineuse, 
incolore,  on  a reconnu  des  filaments  analogues  à ceux  du  mycélium 
des  autres  Champignons  entophyles,  mais  pénétrant  dans  l’inlé- 
riourdes  cellules  mêmes  du  parenchyme  et  y déterminant  la  forma- 
tion des  spores,  qui,  s’accumulant  en  grand  nombre  dans  ces  cel- 
lules et  dans  les  tnéats  intercellulaires,  amènent  la  destruction  de 
ces  tissus. 

Les  spores  ont  un  tégument  noir,  assez  épais  relativement  à 
leur  extrême  ténuité,  souvent  papilleux  ou  aréolé.  La  germination 
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de  ces  spores  observée  sur  plusieurs  espèces  par  M.  Tulasne  les 
rattiicherait  ilu  reste  aux  spores  parfaites  des  l’uccinies  plutôt 
qu'à  celles  <lcs  Uredo,  car  le  germe  qui  sort  du  tégumeut  noir 
et  papilleuxdes  spores  ne  forme  qu'un  court  promyedium  articulé 
donnant  naissance  à quatre  pu  cinq  spuridies.  Le  Cliainpiguon  de 
la  Carie  a été  longtenq)s  confondu  avec  celui  du  Charbon  dans  le 
genre  L/dilayo.  M.  fulasne  en  a formé  un  genre  distinct  sous  le 
nom  de  Tilldia.  Il  croit  à l'intérieur  de  rovaire  dans  le  Froment 
et  dans  quebiues  autres  Cramiiiées.  A l’époque  de  la  maturité  de 
l'entophyte,  l'ovaire  carié  du  Blé  offre  à peu  prés  le  volume  et  la 
fornie  d'un  grain  sain,  mais  il  présente  quatre  sillons,  tandis  que 
le  grain  sain  n'en  a qu’un.  Cénéraleinent  le  grain  malade  n’offre 
aucun  j'udiment  d'ovule,  de  périspernie  ou  d'embryon.  Sa 
membrane  est  mince  et  fragile,  ses  stigmates  sont  très-courts  et  à 
peine  ramifiés.  Les  étamines  sont  atrophiées.  Parvenu  à sa  matu- 
rité, le  Champignon  de  la  Carie  ou  le  Tilldia  Caries  consiste  en 
une  masse  pulvérulçnte  d’un  noir  brunâtre  qui  occupe  toute  la  ca- 
vité de  l’ovaire. 

On  ne  trouve  point  a cette  époque  de  filaments  mêlés  à la  pous- 
sière des  spores.  Celles-ci  sont  sphériques  et  munies  d’un  tégu- 
ment externe  réticulé,  flans  leur  jeunesse,  elles  se  rattachaient  en 
grand  nombre  par  des  pédicelles  très-courts  à des  sortes  de  troncs 
ou  rameaux  communs  ténus,  incolores  et  fragiles,  qui  se  résorbent 
au  fur  et  à mesure  de  la  maturité  des  spores  qu'ils  engendrent  ei 
qu’on  doit  considérer  comme  un  mycélium  peu  développé.  Quand 
la  spore  germe,  son  tégument  externe  se  brise  irrégulièrement, 
l'eiidospore  s'allonge  sous  1a  forme  d’un  tube  épais  et  llexueux  plus 
ou  moins  long.  Lorsqu'il  est  long,  sa  cavité  se  partage  en  cellules 
distinctes  jiar  des  diaphragmes  transversaux  et  il  iiarait  stérile; 
lorsqu'il  est  cÆurt,  au  contraire,  il  se  couronne  d’une  gerbe  de 
sporidies,  généralement  au  nombre  de  huit  ou  dix.  Ce  sont  des 
corps  linéaires  trés-gréles,  habituellement  réunis  deux  à deux  dans 
leur  partie  inférieure  par  une  bride  rigide  et  très-courte. 

Ajirés  avoir  mûri  leur  bouquet  de  sporidies,  les  germes  ne  tar- 
dent pas  à se  délruire.  I.es  coiqdes  reproducteurs  s’isolent  les  uns 
lies  autres;  quelques-uns  germent  bientôt  et  émettent,  surtout  vers 
leur  sommet,  des  fils  trés-ténus  qui  se  ramifient  proni|>tement. 
Il’autres  en  plus  grand  nombre  produisent  des  sporidies  secondaires 
épaisses,  oblongucs,  fortement  ar.juées  et  portées  chacune  .‘-nr  un 
éd  icelle  conique  plus  ou  moins  allongé.  Ces  nouvelles  sporidie 
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semblent  devoir  être  les  agents  les  plus  importants  de  la  multipli- 
cation de  rentopliyle*. 

1174.  h’aprés  Kalnrdiiii  et  M.  (lostallat,  de  Bagnéres-de-tiigorre, 
la  cause  essenlielle  do  la  pella/fre  est  la  présence  d’un  champignon 
parasite  sous  l’épisperme  du  mais,  champignon  (|ui  se  mélange  à la 
l'arine  de  cette  graminée.  Cette  maladie  du  mais,  signalée  d’abord 
par  liosc,  est  connue  en  Italie  sous  le  nom  de  verilerame  et  en 
France  sous  celui  de  venlel.  Klle  est  caractérisée  par  le  développe- 
ment, sous  l’épisperme,  d’une  poussière  d’un  brun  verdâtre,  con- 
stituée entièrement  par  les  spores  de  l'VKlila(]o  carbo  Ttilasne  (Ile- 
ticularia  ustilagn  L..  L'stilayo  segelum  Dittmar.  Uredo  seyelum 
l’ersoon , Sporixorium  du  mais,  d’après  quebjiies  auteurs).  Ce 
champignon  parasite  , pulvérulent , composé  surtout  de  sjiores 
brunes,  lisses,  spbériiptes,  larges  de  6 à 7 millièmes  do  millimètre 
eu  moyenne,  se  mélange  nécessairement  à la  farine  de  mais  lors 
de  la  mouture. 


CllAl'lTllE  IV 


emploi  da  microscope  dans  l’élode  de  la  pourrifnre  des  plantes 
et  des  fruits. 


97.“).  Le  blétisscment  des  fruits  est  nue  simple  altération  molécu- 
laire ou  cliiini(|ue,  eomme  une  exagération'  de  la  maturation;  les 
parois  des  cellules  ne  sont  pas  détruites,  elles  sont  seulement  de- 
venues plus  molles,  leur  contenu  plus  ou  moins  grenu,  etc. 

La  pourriture  doit  être  distinguée  de  raltéraliou  produite  |)ar 
une  contusion,  par  la  chaleur  ou  par  la  congélation  ; elle  est  déter- 
minée par  le  dévelo()pemeut  du  mycélium  d’un  champignon,  (pi’on 
trouve,  eu  eflet,  dans  toute  partie  pourrie,  accompagné  quelque- 
fois de  spores. 

La  pourriture  .que  l’on  voit  le  plus  ordinairement  sur  les  fruits 
dont  nous  faisons  usage,  est  déterminée  par  deux  des  niticédinées 
des  plus  communes  et  des  plus  connues;  rime  est  le  Mucor  mucedo 


* Rron;;rni,art,  lU'Vue  tlcx  Cours  scieuti tiques.  Paris,  I8IÎ9,  p.  745  à 751  laî.s 
uliserviileui’s  qui  voudraient  étiidid'  parliculiérciiient  les  cs/^rces  de  cliaiiipl- 
gnonsdont  il  vient  d'être  question  et  leurs  analogues,  leur  polyniorpliisine,etc., 
quand  ils  se  dévelop|>ent  sur  telle  ou  telle  plante  cultivée  ou  sauvage,  deviont 
consulter  le  tc.vtc  et  les  planches  de  l'excollent  traité  de  M.  C.  Cooke,  U)ndon. 
in-1‘2,  I8f’5,  intitulé  : Stiuly  of  microseoftic  funyi. 
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(L.  Fersoon),  qui  recouvre  d’une  elllorescence  noire  la  surface  des 
substances  (lu’cllc  envahit  ; l'autre  est  le  Peincilliumylauctim  (Liiik), 
qui  la  recouvre  d'une  efflorescence  verdâtre.  Le  inycéliuin  de  ces 
doux  inucédinéesse  distingue  par  dos  caractères  non  moins  précis; 
l'un  étant  formé  de  tubes  non  cloisonnés  cl  l’autre  de  tubes  cloi- 
sonnés Les  coupes  minces  de  cos  fruits  observées  à un  grossisse- 
ment de  iÜO  diamètres  les  montrent  aisémctit. 

La  pourriture  occasionnée  par  le  développement  de  ces  mycé- 
liums est  contagieuse  pour  les  fruits  sains,  mais  dans  des  conditions 
particulières  ; la  peau  revêtue  d’un  épiderme  intact  protège  le  fruit 
contl  e celte  contagion. 

La  protection  des  fruits  est  en  rapport  avec  l’épaisseur  et  la  con- 
sistance de  l’épiderme  qui  les  recouvre;  aussi  l’orange,  la  pomme, 
la  poire,  la  prune,  etc.,  se  préservent  beaucoup  plus  facilement 
que  la  ligue,  la  fraise,  la  framboise,  etc.,  dont  l’épiderme  est  mince 
et  délicat. 

L’iniroduction  des  spores  du  Miicor  ou  du  Pénicillium  sous  l’é- 
piderme des  fi  uits  produit  le  même  résultat  que  le  contact  du  mycé- 
lium, c’est-à-dire  que  le  contact  do  la  partie  pourrie;  la  pourriture 
ne  larde  pas  à s’emparer  du  point  où  les  spores  ont  été  déposées, 
et  cette  pourriture  s’étend  rapidement  à tout  le  fruit.  Sur  une 
orange,  une  poire,  une  prune,  etc.,  après  vingt-quatre  ou  trente- 
six  lieu'res,  le  point  inoculé  montre  déjà  des  traces  de  pourriture  ; 
après  quatie  ou  cinq  jours,  le  fruit  est  tout  entier  envahi.  La  pour- 
riture causée  par  ces  champignons  n'a  |ias  une  marche  identique; 
elle  est  infiniment  plus  rapide  par  le  ^/i/cor  que  par  le  Pénicillium. 
r.ctie  rapidité  est  en  rapport  parfait  avec  celle  de  la  germination 
des  s|)ores  de  ces  deux  végétaux;  les  spores  du  Mucor  germent,  en 
elfel,  en  cinq  à six  heures,  tandis  que  celles  du  nicillium,  dans 
le  mémo  milieu  et  par  la  même  température,  ne  germent  qu’en 
douze  ou  (piinze  heures. 

La  pourriture  <|ui  est  déterminée  par  le  .Vucor  a une  couleur  plus 
foncée,  une  mollesse  plus  grande,;  il  se  fait  en  outre  un  dégagement 
abondant  d’acide  carbonique,  qui  donne  aux  tissus,  lorsque  ce  gaz 
est  retenu,  une  sorte  de  turgescence,  une  njiparcncc  emphyséma- 
teuse que  le  Peiitcillium  ne  produit  pas. 

Le  nncéliiim  de  ces  nuicédinées  ne  donne  sa  fructification  qu’au 
contact  de  l’air,  de  soi  te  que  chez  les  fruits  dont  la  peau  est  épaiss» 
t résislanle,  la  pourriture  s’empare  de  tout  le  parenchyme  sans  s( 
montrer  au  dehors  sous  forme  de  moisissure,  à l’exception  toute 
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fois  des  points  par  où  se  sont  introduites  les  spores.  1/ épiderme 
empêche  donc  le  passage  de  la  niucédinée  du  dedans  au  dehors, 
comme  elle  l'empéchc  du  dehors  au  dedans  ; aussi,  lorsque  la  peau 
est  très-mince,  comme  sur  la  figue,  la  fraise,  etc.,  le  mycélium  se 
fait  jour  partout  et  recouvre  bientôt  tout  le  fruit  de  son  efflores- 
cence verte  ou  noirâtre.  L’orange,  quoique  son  péricarpe  soit  trés- 
consistant,  se  recouvre  de  même  de  ta  fructification  du  champignon 
qui  s’est  emparé  de  son  parenchyme,  parce  que  le  mycélium,  ayant 
détruit  les  glandules  qui  produisent  l'essence  de  l’écorce  arrive,  par 
là,  au  contact  de  l’air  atmosphérique. 

97G.  Beaucoup  de  champignons  autres  que  leAfucor  cl  le  Pénicil- 
lium peuvent  produire  la  pourriture  des  fruits  ; M.  Davaine  en  a éfu- 
diésept  espèces  appartenant  à sept  genres  différents.  Les  phénomènes 
qu’ils  produisent  sont  très-analogues  à ceux  dont  nous  venons  de 
parler.  Ces  espèces  se  développent  avec  plus  ou  moins  de  rapidité 
et  de  vigueur,  suivant  que  le  parenchyme  est  plus  ou  moins  consis- 
tant ou  ramolli,  plus  ou  moins  sucré  ou  acide;  aussi  arrive-t-il  fré- 
quemment que,  pendant  l’envahissement  de  la  pourriture,  d'après 
les  conditions  nouvelles  dans  lesquelles  se  trouve  le  fruit,  une  mu- 
cédinée  se  substitue  à une  autre.  Une  moisissure  rosée,  le  Tricho- 
thecium  domesticum  (Fries),  qui  s’empare  des  fruits  desséchés,  se 
propage  très-facilement  par  inoculation  sur  ceux  qui  sont  encore 
verts  et  compactes,  alors  que  le  Mucor  n’y  végète  que  très-lente- 
ment. Les  spores  de  ce  Trichothecium,  qui  vit  mieux  sur  les  tissus 
résistants  que  sur  les  tissus  mous,  insérées  sous  l’épiderme  des 
feuilles  des  plantes  grasses,  s’y  développent  rapidement.  Ces  feuilles 
deviennent  demi-transparentes  ; elles  se  ramollissent,  se  rident, 
puis  se  desséchent.  L’altération  s’arrête  au  point  d'insertion  de  la 
feuille  sur  la  tige.  En  trois  ou  quatre  jours,  tout  le  parenchyme  est 
envahi  par  le  mycélium,  et  les  spores  ne  se  montrent  qu'au  point 
de  l’inoculation , sur  les  fouilles  de  divers  Mesembrianthemum 
jWLchyphyllum , sur  celles  de  la  Joubarbe  { Sempervivnm  leclo- 
riim  L.),  etc.  Les  spores  du  Mucor  mucedo  se  développent  de  mémo 
dans  le  parenchyme  de  ces  feuilles;  mais  les  inoculalions  réussis- 
sent moins  constamment  qu’avec  le  Trichothecium. 

Des  spores  do  Mucor  insérées  sur  le  Slapelia  europcca,  A l'exli’é- 
milé  de  liges  longues  de  6 cenlimèires,  les  ont  complètement  enva- 
hies en  cinq  jours.  Ces  liges,  ramollies  et  réduites  à l'état  de  putri- 
lage,  s’affaissent  sur  elle-mémes,  se  crevassent  et  donnent  issue  à 
une  abondante  sérosité. 

lloaL'.  — llicroKope.  C‘i 
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Certains  fruits,  tels  que  le  concoinbre,  et  certaines  plantes  gras- 
ses, le  Stajielia  entre  autres,  opposent  à l'inoculation  un  suc  gom- 
meux très-abondant,  qui  soi't  par  la  petite  plaie  de  l’inoculation  et 
entraîne  les  spores  au  dehors  ; en  chaufTant  fortement  le  point  à 
inoculer,  les  spores  y restent  alors,]  germent,  et  le  mycélium  se 
propage  de  là  dans  toutes  les  parties  saines.  L’envahissement  de 
la  pourriture  causée  par  les  mucédinées  est  subordonne  à l’intro- 
duction dans  les  tissus  des  spores  ou  des  filaments  qui  en  provien- 
nent, au  sein  desquels  le  microscope  les  montre  aisément,  en  les 
préparant  comme  on  le  fait  pour  les  tissus  sains.  Un  Helminthosiio- 
rium,  qui  se  développe  sur  la  carotte,  la  réduit  à un  putrilage  noi- 
râtre; un  Selenosporium  ? (Corda),  observé  sur  le  concombre  et  qui 
peut  être  propagé  sur  ce  fruit  et  sur  d'autres,  donne  une  belle  cou- 
leur rouge  à la  chair  du  concombre,  tandis  que  la  pourriture  dé- 
terminée sur  celui-là  par  un  Pénicillium  ou  par  un  Mucor  n’a  point 
de  coloration  particulière*. 

977.  Les  préparations  destinées  à l’étude  de  ces  lésions  se  font 
comme  celles  qui  concernent  l’examen  de  la  structure  normale  des 
parties  affectées.  (Voy.  p.  8.50.)  L’observation  des  mycéliums  exige 
souvent  l’emploi  de  grossissements  de  400  à 600  diamètres;  il  faut 
par  conséquent  avoir  soin  de  couvrir  l’objet  avec  une  lamelle  très- 
mince.  Il  est  souvent  utile  de  faire  deux  préparations  que  l’on  com- 
pare, l’une  de  l’organe  malade  et  l’autre  du  même  organe  pris  sur 
une  plante  saine.  (V.  aussi  p.  906.) 

978.  MM.  les  professeurs  H.  Lebertet  Cohn,  deBreslau,  onteu  oc- 
casion d’observer  un  nouveau  cas  de  putréfaction  du  tissu  cellulaire 
causée  par  une  Peronospora,  pendant  l’hiver  de  1867  à 1868.  sur  des 
Cereus  giganteiis  et  des  Melocaclus  qui  commençaient  à se  putréfier 
sans  cause  apparente.  Tandis  que  l’épiderme  épais  du  Cactus  ne 
subissait  aucun  changement  notable,  le  tissu  cellulaire  sous-jacent 
montrait  une  décomposition  complète  avec  ramollissement  de  la 
substance  intercellulaire,  de  façon  qu’il  était  facile  d'isoler  les  cel- 
lules du  parenchyme.  Le  contenu  de  ces  cellules,  larges  d’environ 
0"““,15,  était  mortifié,  brun,  la  membrane  était  ramollie,  en  partie 
iiiéme  dissoute,  de  façon  que  le  tissu  cellulaire  paraissait  tout  à 
fait  iliflluent  dans  les  préparations  microscopiques,  et  que  les  beaux 
amas  de  cristaux  d’oxalate  de  chaux  et  les  grains  composés  d'ami- 


' Voy.  Davaine,  Sur  ta  imurriturc  des  fruits  [Journal  d anatomie  et  de  jihij- 
siologie.  Paris,  1867,  in-8°,  p.  101  et  Académie  des  sciences,  août  1866), 


Digitized  by  Google 


EXAME^  1)E  I.A  POUItlilTURE  DES  PUNTES. 


979 


don  sortis  des  cellules  se  trouvaient  libres  sur  le  porte-objet.  En 
général,  la  plante  est  mortifiée  jusqu’à  la  racine. 

I orsqu’on  garde  ces  Cactus  dans  l’air  humide,  sous  une  cloche 
en  verre,  on  voit  bientôt  de  la  moisissure  apparaître  au  dehors, 
d’abord  par  taches  isolées,  puis  sur  toùte  la  surface  de  l’épiderme. 

Sous  le  microscope,  des  fragments  de  parenchyme  du  Cactus 
malade,  montrent  la  présence  d’un  mycélium  développé  à tra- 
vers tout  le  tissu  cellulaire,  mycélium  composé  de  fils  unicel- 
lulaircs  très-longs  et  minces,  ondulés,  de  calihre  égal  ou  iné- 
gal, remplis  de  vésicules  ou  de  gouttelettes  incolores,  se  divisant 
presque  à angle  droit,  sans  distance  régulière,  sur  le  trajet  du  fil 
principal  ; ces  rameaux  ont  ])resque  le  même  calibre  que  les  fils 
principaux;  les  rameaux  envoient  à leur  tour  aussi  et  presque  à 
angle  droit,  des  ramuscules.  En  général,  les  fils  du  mycélium  n’of- 
frent point  do  cloisons;  leur  largeur  est  en  moyenne  de  0““, 00 4 
à 0““",006. 

Au  premier  abord,  il  semble  que  les  rameaux  du  mycélium  pé- 
nètrent dans  l’intérieur  du  parenebyme  du  Cactus,  mais,  en  exami- 
nant de  plus  près,  et  par  diverses  métbodes,  on  voit  qu’ils  se  trou- 
vent seulement  entre  les  cellules,  dans  les  espaces  inlercellulaires 
qui  forment  un  système  continu  de  canaux  dans  le  tissu  du  Cactus, 
.^ulle  part  ces  observateurs  n’ont  vu  pénétrer  le  mycélium  dans 
l’intérieur  d’une  cellule.  (Voy.  p.  695.)  Déjà,  à l'œil  nu,  on  voit  dans 
le  tissu  brun  et  putréfié  du  Cactus  des  tacbes  plus  foncées,  que  l’on 
reconnaît  sous  le  microscope  comme  des  amas  d'Oospores. 

II  se  forme  sur  les  fils  du  mycélium  des  ramuscules  courts  et 
étroits  qui  offrent  un  renllement  à leur  sommet  formé  des  vési- 
cules à tige  courte,  et  qui  se  remplissent  si  complètement  d’un 
plasma  granuleux  qu’elles  en  deviennent  opaques.  A côté  et  au- 
dessus  de  ces  organes  globuleux,  qui  sont  dos  Ooçioncs,  naissent 
des  ramuscules  fins  du  mycélium,  qui  serpentent  et  qui,  avant  de  se 
diviser  en  ramuscules  courts,  entourent  étroitement  Toogone.  Ces 
organes  sont  les  Anlhcridies,  et  l’on  trouve  autour  de  tous  les  oogo- 
nes de  ces  anthéridies  qui  leur  sont  étroitement  accolés  pour  opé- 
rer la  fécondation.  On  voit  partir  du  renflement  terminal  de  l'an- 
théridie  des  tubes  fécondateurs  en  forme  d’entonnoir,  qui  appro- 
cbent  directement  l’oogone,  h’ oogone  non  fécondée  est  remplie 
d'un  protoplasma  jaune,  paraissant  grisâtre  ]>ar  son  opacité,  tandis 
que  celle  qui  est  fécondée  est  brune,  le  protoplasma  de  son  inté- 
rieur se  transformant  en  une  oospore  parfaitement  sphérique,  en- 
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loiiiêf!  d'une  meinbi  am-  êi)aisse,  lisse,  brune,  à double  contour,  cl 
(|ui  est  une  spore  durable.  Son  diamètre  varie  de  O"'”, 02  à 0““,027; 
en  moyenne  il  est  de  Ü"  '",024. 

Le  duvet  blanc  des  Cactus  malades  se  compose  de  lilaments  du 
myctdium  de  l'intérieur,  qui  est  sorti  à travers  les  ouvertures  en 
fente  de  la  surlace  ; ces  lils  se  répandent  sur  la  cuticule  et  s’y  fixent 
au  moyen  de  petits  ramuscules  (lui  partent  à angle  droit,  fie  ces 
rameaux  se  lèvent  des  sporophores  (Frucbttrwger)  sous  forme  de 
hyphes  unicellulaires,  qui  souvent  s’accolent  i la  cuticule  et  offrent 
au  sommet  un  petit  renllement  pyriforme,  qui  grandit  peu  à peu 
et  se  remplit  d’un  plasma  jaunâtre,  et  finit  par  se  séparer,  par  une 
cloison,  du  fil  qui  lui  a donné  naissance.  Ce  sont  là  les  corpuscules 
qui  opèrent  la  propagation  non  sexuelle  de  celte  /Vronos/wro,  cor- 
pusculesque  de  Bary  désigne,  pour  la  PeronosporadevasUitrij-,  comme 
des  Sporanges,  que  l’on  désignerait  peut-être  mieux  comme  Conidies. 
.\u  dessous  de  la  conidie,  le  fil  continue  à croître  latéralement, 
pour  offrir  à son  sommet  de  nouveau  un  renflement  qui  forme  une 
seconde  conidie,  et  ce  genre  de  développement  peut  se  répéter  plu- 
sieurs fois. 

La  maladie  provoquée  par  la  Peronospora  ractorum,  Lebcrt  cl 
Colin,  ne  par  ait  pas  fréquente.  Les  Cactus  malades  ou  putréfiés  par 
d’autres  causes  offrent  suHout  des  Muedrinées,  des  Pénicillium,  des 
Fiisisimries,  des  Cladusiiories , et  les  commencements  de  diverses 
Spliœriacees  qui  se  montrent  plus  tard  avec  leurs  fruits  à la  sur- 
face des  Cactus  morts  ; leur  mycélium  se  compose  ordinairement 
de  fils  bruns,  multicellulaires,  qui  pénétrent  dans  les  cellules  du 
Cactus  mort  et  contribuent  à sa  destruction  ultérieure.  Mais  ces 
champignons  ne  sauraient  être  envisagés  comme  cause  de  la  ma- 
ladie de  ces  Cactus;  ils  constituent  bien  plutôt  des  champignons 
épigénétiques  qui  accompagnent  ordinairement  la  pnlréfiiction. 
(Lebcrt  et  Colin,  Journal  d'anal,  el  de  physiol.,  1870.) 


CIl.Vm'RE  V 

Étude  à l'aida  du  microacopa  daa')maUidies  dea  vers  à soie. 

Pour  déterminer  la  présence  des  cryptogames  parasites 
dans  le  sang,  les  tissus  el  les  organes  des  vers  ù soie,  de  leur  clirv- 
salidc  ou  de  leurs  papillons,  ainsi  (|uc  des  autres  insectes,  il  faut 


Digilized  by  Google 


ËXAUEN  ÜE  I.A  MUSCAIlDiNË.  !l8t 

les  préparer  comme  on  le  ferait  pour  éliidier  ces  diverses  parties 
à l 'état  sain  (voy.  les  cliap.  Il  et  III  de  la  section  précédente).  On 
constate  ensuite  s’il  y a ou  non  parmi  leurs  éléments  anatomiques 
ou  dans  répaisscur  de  ceuji-ci,  des  spores  on  des  mycéliums,  etc... 
Il  est  nécessaire  souvent  de  faire  cet  examen  <\  l’aide  de  grossisse- 
ments de  400  à 500  diamètres. 

980.  Dans  les  recherches  de  cet  ordre,  nous  citerons  en  premier 
lieu  la  muscardine,  maladie  contagieuse  produite,  sur  les  vers  à soie 
et  autres  insectes,  par  la  végétation  d’une  mncédinéc  découverte  par 
Bassi  {Botriilis  Basfiana  Balsamo,  Montagne).  Cette  plante  peut  se 
développer  dans  le  corps  des  insectes  vivants  Irés-sains  et  très-vigou- 
reux ; elle  se  propage  par  sessporules,  qui  sont  déposées  surd’autres 
insectes  par  le  contact  immédiat  ou  par  l’air.  Quand  ces  spores 
tombent  sur  un  ver  à soie,  elles  pénétrent  dans  scs  stigmates,  etc.  La 
germination  de  ces  spores  est  d’autant  plus  rapide  que  les  vers  à soit 
sont  dans  un  ige  plus  avancé.  Ainsi,  par  exemple,  six  à huit  jours 
suflisent  dans  le  cinquième  Age,  pour  amener  la  mort  des  vers  in- 
fectés artiliciellement.  Dans  les  cas  les  plus  ordinaires,  vingt  à vingt- 
quatre  heures  après  sa  mort,  le  ver  prend  une  teinte  rosée  plus  ou 
moins  intense  et  devient  de  plus  en  plus  dur.  Ce  n’est  que  vingt  à 
vingt-quatre  heures  plus  tard  encore,  suivant  la  température,  qu’il 
commence  i\  blanchir  légèrement  par  la  sortie  des  premiers  ra- 
meaux du  cryptogame.  A partir  de  cette  époque,  ces  rameaux  crois- 
sent rapidement,  rendent  le  ver  de  plus  en  plus  blanc,  et  vers  la 
centième  heure  la  plante  est  en  pleine  fruclilication.  Les  spores  se 
détachent  au  moindre  loucher.  Ces  spores  ont  5 millièmes  de 
millimètres  ; elles  sont  spliériques  et  d’un  blanc  de  neige,  et  s'élè- 
vent dans  l’air  comme  une  poussière  impalpable,  se  mélangent  et 
se  répandent  partout  avec  les  corpuscules  de  celle-ci. 

981 . La  flacherie  est  une  maladie  des  vers  qui  peut  être  sponta- 
née, héréditaire,  c’est-à-dire  transmise  d’une  génération  A uneauü'e. 
Elle  est  duc  à un  ferment  qui  se  multiplie  à rinflni  dans  le  tissu  de 
l'animal  et  le  fait  périr.  Le  ferment  est  constitué  dans  de  très-pe- 
tites cellules  ovdides  analogues  à celles  de  la  levure  de  la  bière, 
mais  moitié  plus  petites  au  moins,  se  multipliant  rapidement  par 
gemmation,  et  que  par  suite  on  trouve  disposées  en  chapelets  ou 
série  de  cellules.  On  les  voit  se  développer  dans  l’estomac  pendant 
la  digestion  des  feuillee  de  mûrier,  et  oti  les  trouve  aussi  dans  le 
sang  et  dans  les  tissus,  en  employant  les  gi'ossissements  de  400  à 
500  diamètres.  Ia>  point  de  départ  du  ferment  parait  résider  dans  la 
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rcrmentalinii  des  fRuilles  de  inûrier|  dont  on  nourrit  l'animal  ; mais, 
une  lois  dévedoppé,  le  germe  du  mal  peut  aussi  passer  dans  la  graine 
ou  oMif,  s’y  conserver  et  se  transmettre.  Un  évite  cette  transmis- 
sion héréditaire  en  choisissant  la  graine  de  femelles  exemptes  de  la 
maladie.  On  évite  le  développement  du  mal  en  donnant  des  soins 
aux  feuilles  qui  .servent  à ralimenlation  et  en  évitant  qu’elles  puis- 
sent fermenter.  Dans  l'état  actuel  de  nos  magnaneries  françaises, 
les  chambres  de  vers  ne  sont  point  assez  spacieuses  : il  est  indis- 
pensable d’en  accroître  les  dimensions  et  de  les  rapprocher  de 
celles  qui  sont  usitées  au  Japon,  lé  où  les  maladies  sont  bien  plus 
rares,  (l’astenr.) 

982.  I>es  corpuscule/t  dits  de  la  péhrine  que  l’on  observe  chez  le 
Bombyx  du  mûrier,  ainsi  que  chez  d'autres  Insectes  et  .Articulés, 
offrent  dans  leur  mode  de  propagation,  et  dans  la  manière  dont  ils 
envahissent  peu  à peu  tous  les  organes  et  tous  les  tissus,  îles  phé- 
nomènes entièrement  semblables  à ceux  que  présentent  les  Psoro- 
sperniies  des  poissons.  Si  leur  structure  est  en  général  plus  sinqile 
que  celle  de  leurs  congénères  qui  vivent  sur  les  Poissons,  on  ren- 
contre cependant  aussi  quelquefois  parmi  ces  derniers  des  formes 
qui,  par  leur  simplicité,  rappellent  certaines  phases  de  l’évolution 
des  Psorospermies  qui  donnent  lieu  à la  maladie  de  la  pébrine  chez 
le  Bombyx  du  mûrier.  D’un  autre  côté,  Balbiani  a rencontré  chez 
un  Lépidoptère,  le  Pyrali^  viridana,  des  corpuscules  dont  la 
structure  plus  compliquée  rappelle  les  formes  les  plus  élevées  que 
ces  parasites  végétaux  présentent  dans  les  Poissons.  Comme  sur 
ces  derniers,  ils  sont  composés  d’une  coque  ovalaire  formée  de  deux 
valves  juxtaposées,  et  renferment  dans  leur  intérieur  quatre  vési- 
cules brillantes  et  ohlongues,  disposées  par  paires  vers  les  deux 
extrémités.  (Voy.  p.  947.) 

Après  quelques  instants  de  séjour  dans  l’eau,  ces  corpuscules 
prennent  un  aspect  homogène  qui  1(^  fait  ressembler,  à s’y  mé- 
prendre, à ceux  que  l’on  observe  dans  les  organes  des  vers  à soie 
malades  '. 

.Mais  ce  n’est  pas  seulement  chez  les  Bombyeides  et  les  autres 
la-pidoptèrcs  que  l’on  rencontre  ces  parasites.  Leydig  a signalé  leur 

* D’apK's  H.  Hoffmann,  les  corpuftcuU»  dr  ta  pébrine  ou  de  Cornalia  [Noirtna 
bombijrix  de  ^af*gcU)  ne  seraient  [las  esst*nticllemtMîl  dilTérenls  du  Monna  rre~ 
ptaculum,  (Voy.  p.  '>29.)  Il  y n certainciuent  là  quelque  confusion  entre  dt's  cor- 
puscules divei*s  autres  que  etnix  de  la  pébrine,  car  ceux-ci  ne  ressemblent  en  rien 
aux  Mimas. 
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existence  chez  d’assez  nombreuses  espèces  appartenant  aux  diverses 
classes  des  Articulés.  Balbiani  les  a observés  dans  des  Arachnides 
et  quelques  petitsr  lïlntomostracés  des  eaux  douces,  où  ils  oITrent 
une  forme  entièrement  analogue  à celle  des  Psorospermies  des 
Bombyx,  malgré  la  difTèrcncu  des  milieux  où  vivent  ces  animaux, 
lies  Psorospermies  abondent  aussi  dans  beaucoup  de  Hyriopodes. 

983.  Ces  Psorospermies  se  développent  dans  l’intérieur  d’une 
masse  de  sarcode,  véritable  spore  mobile  qui  s'échappe  à certains 
moment  de  l'intérieur  du  corpuscule  pour  aller  propager  au  loin  de 
nouvelles  générations  de  Psorospermies.  Quelquefois,  au  lieu  de 
former  un  amas  plus  ou  moins  délimité,  cette  masse  sarcodique 
génératrice  s’insinue  sous  forme  de  végétations  ramifiées  entre  les 
éléments  des  tissus  qui  paraissent  ainsi  comme  plongés  dans  une 
sorte  de  gangue  amorphe  et  homogène,  dont  il  est  alors  souvent 
difficile  de  reconnaitre  la  véritable  nature,  lorsque  les  Psorosper- 
mies ne  sont  pas  encore  arrivées  à leur  entier  développement.  On 
le  comprendra  facilement,  si  l’on  considère  qu’un  seul  corpuscule 
long  de  0“'“,Ü04,  peut  se  transformer  en  un  globule  plusieurs  cen- 
taines de  fois  plus  volumineux,  développant  dans  son  sein  des 
milliers  de  nouveaux  corpuscules,  c’est-à-dire  de  nouveaux  indivi- 
dus Psorospermies.  C’est  ainsi  que,  chez  la  Pyrale  citée  plus  haut, 
ces  globules  atteignent  jusqu’à  0'°°’,40  et  deviennent  par  consé- 
quent visibles  à l’œil  nu.  Chez  les  Bombyx,  ils  offrent  des  di- 
mensions beaucoup  moindres,  mais  toujours  relativement  considé- 
rables, eu  égard  à la  petitesse  des  corpusules  qui  leur  donnent 
naissance. 

' Les  œufs  sains  des  Bombyx  offrent  toujours  une  réaction  légère- 
ment alcaline.  En  examinant  à contre-jour  les  bandes  de  papier 
bleu  de  tournesol  sur  lesquelles  on  a écrasé  des  œufs  malades,  on 
peut  y reconnaître  parfaitement  les  taches  rouges  qu’ils  y ont  pro- 
duites. Ce  moyen  est  même  préférable  à l’examen  microscopique 
des  Papillons  souvent  appli(|ué  par  II.  Pasteur  pour  distinguer  la 
graine  saine  de  la  graine  malade. 

Les  corpuscules  que  l'on  observe  dans  la  maladie  décrite  sous  le 
nom  de  pebrine  chez  les  vers  à soie  ne  sont  pas  des  éléments  ana- 
tomiques provenant  de  l’altération  des  parties  fluides  ou  solides  de 
leur  économie,  mais  bien  des  Psorospermien,  c’est-à-dire  des  es- 
pèces végétales  parasitiques  que  l’on  rencontre,  en  outre,  chez  un 
grand  nombre  d’autres  insetes  et  Articulés. 

A la  manière  de  la  plupart  des  autres  parasites  animaux  et  végé- 
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taux,  ces  corpuscules  ne  constituent  une  cause  de  danger  pour  la 
santé  ou  même  pour  la  vie  des  individus  chez  lesquels  ils  se  déve- 
loppent qu’à  la  condition  de  leur  multiplication  excessive,  qui  alors 
entraîne  des  désordres  fonctionnels  graves  dans  les  organes  qu'ils 
ont  envahis. 

Les  œufs  provenant  de  Papillons  psorospermiques  ont  une  réac- 
tion acide,  qu’ils  renferment  ou  non  eux-mêmes  des  Psorospermies 
entièrement  développées.  Le  degré  de  cette  acidité  a paru  être  en 
raison  directe  de  l’abondance  de  ces  parasites  chez  les  femelles 
dont  les  œufs  élaient  issus.  M.  Balbiani  a examiné  comparative- 
ment les  mêmes  éléments  provenant  de  Papillons  parfaitement 
sains,  dans  lesquels  le  microscope  ne  pouvait  découvrir  aucun  pa- 
rasite, et  ces  derniers,  loin  de  manifester  de  l’acidité,  ont  constam- 
ment offert,  au  contraire,  une  légère  réaction  alcaline.  Si  d’autres 
faits  ne  viennent  pas  infirmer  la  généralité  de  cette  observation, 
elle  parait  destinée  à acquérir  une  grande  importance  pratique,  en 
fournissant  un  moyen  aussi  simple  que  sûr  de  distinguer  la  graine 
saine  de  la  graine  malade.  (Balbiani,  Journal  de  l'anatomie  et  de  ta 
physiologie.  Paris,  1866,  p.  599.) 

981.  On  sait,  depuis  les  travaux  deComalia,  Ûsfmo,  Pasteur,  etc., 
que  les  corpuscules  ou  psorospermies  de  la  pébrine  (fig.  296)  peu- 
vent se  présenter  dès  le  moment  de  la  ponte  dans  les  œufs  qui  pro- 
viennent de  papillons  malades,  et  qu’ils  transmettent  le  germe  de  la 
maladie  aux  vers  qui  éclosent  de  ces  œufs. 

Ils  sont  d’abord  libres  comme  les  granules  vitellins  eux-mêmes 
auxquels  ils  sont  mêlés,  et  qui  composent,  avec  la  petite  quantité 
de  liquide  albumineux  dans  lequel  ils  sont  suspendus,  tout  le  con- 
tenu de  l’œuf  à cette  époque.  Mais,  plus  tard,  vers  le  cinquième  ou 
le  sixième  jour  après  la  ponte,  ces  granules  s’agglomèrent  en  masses 
plus  volumineuses,  dans  lesquelles  apparaissent  bientét  un  ou  plu- 
sieurs noyaux  transparents  et  qui  se  caractérisent,  par  conséquent, 
comme  de  véritables  cellules  dans  lesquelles  sont  aussi  renfer- 
més les  corpuscules  psorospermiques  (fig.  294,  p.  947).  La  con- 
naissance de  ce  siège  domine  toute  l’histoire  de  la  propagation 
de  la  maladie  dans  l’intérieur  du  ver,  dont  la  vie  est  ainsi  frappée 
à sa  source. 

A mesure  que  les  substances  albuminoïdes  et  graisseuses  du  vi- 
tellus  sont  absorbées  par  les  parois  do  l’estomac,  pour  les  besoins  de 
l'accroissement  de  l’embryon,  les  psorospermies  devenues  libres  se 
trouvent  en  contact  immédiat  avec  la  membrane  épithéliale  qui 
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tapisse  la  face  interne  de  cet  organe.  Elle  est  bientôt  franchie,  et 


Fijf.  itiG.  —a.h,e.  Psoro%perinies  <Ju  ver  A soie,  diles  coi-pusculrs  vüiranls.  super- 
posées grossies  1,'UO  fois.  o.  Leurs  formes  les  plus  habituelles,  h.  Formes  que  l'on 
trouve  souvent  mêlées  aux  préfédentes.  Avec  de  Irés-forls  grossissements  et  les  meil- 
leures lentilles,  ou  parvient  à apercevoir  une  ligue  longtliidinale  saillante  sur  un 
grand  nombre  d’entre  elles.  i(ioui|>jrez  ADC  qui  représentent  des  psorospennies  vues 
chez  une  Fyrale.)  Longueur  des  corpuscules  — 'O.ÜÜiH  à 0.(XI.V>  de  inilliinélre  ; largeur 
— (I.UOU.  c.  Formes  anormales  résultant  de  la  soudure  fortuile,  plus  ou  moins  intime 
de  deux  ou  de  plusieurs  corpusculc.s  {tendant  leur  développement.  <’e  sont  ces 
foniies  qui  ont  fait  admettre  par  U.  Lehert  et  d’.autres  oliservaleurs  A la  rt'produclion 
des  corpuscules  |>ar  scission.  Elles  soûl  Irés-rares  rélativcinenl  aux  foniies  a et  b.  — 
n,  p.  Psuros{>ermie$  dans  l'intérieur  des  cellules  vitellines  où  elles  sont  tantAt  é|>arses 
et  méléus  aux  globules  huileux  vilcilins.  comme  en  p,  et  tantôt  disposées  par  gruu|)es 
formés  d'un  plus  ou  moins  giand  nninbre  de  cor|msculcs  réunis  par  une  substance 
homogène  ou  légèrement  graiiulciise  qui  n'est  autn;  rhnse  que  la  gangue,  ou  le  {dasma 
au  sein  de  laquelle  se  développent  les  {><orospermics.  n.  Noyau  de  la  cellule  vitelline 
Igrossis'scmenl  de  twO).  — x.  y.  Psüi'OS|>ermies  aux  différentes  phases  de  leur  évolution 
telles  qu'on  les  icricunlre  fréquemmeiU  mêlées  aux  formes  parfaites  de  la  ngum  a,  h,  c, 
lorsque  leur  inultiplicalion  e-t  trés-aclive,  par  exemple  chex  les  jeunes  vers  qui  nais- 
sent à l'élat  corpiisciileiix  et  chez  ceux  ati((uels  on  n inoculé  la  maladie  en  leur  donnant 
A manger  des  feuilles  cor{)USCuleuse.s.  x.  Taches  claires,  arrondies,  qui  sont  probable- 
ment  des  vacuoles  intérieures.  — M PS.  Parlie  moyenne  de  I inlestin  d'une  petite  che- 
nille du  (iaatropacha  nemtria  rendue  artillciellement  corpusi  uletise.  Oii  \oil  sous  la 
séreuse  S,  et  ilan^  l'intervalle  des  llhi  es  musculaires  longiUidinales  de  nombreux  amas 
formés  {»ar  des  |isuix>s|)«nnies  h diflércnts  dcgré'S  de  dévelo|q>cment.  P,  P.  Masses  de 
matières  psoiosperiniques  homogènes  dans  quelques-unes  ilev«|uelles  des  p-orosper- 
mies  commencent  A se  former.  P',  1^.  Amas  psoro»periniqiies  arrivés  à maliiiilé  et 
contenant  des  pansites  A l’état  parfait.  S.  Enveloppe  sc'reust?  de  l'iniestin.  SI.  Couches 
des  fibres  iiiusculaires  transvei'sales.  M*.  Ccmche  des  Ahivs  musculaii'cs  longitudinales. 
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on  1rs  trouve  par  milliers  dans  l'intérieur  de  ces  cellules  où  ils  se 
multiplient  d’une  manière  prodigieuse.  Les  autres  portions  du  tube 
digestif  et  scs  principales  annexes  glandulaires,  les  vaisseaux  mal- 
pighiens, sont  envahies  de  proche  en  proche  et  remplies  de  corpus- 
cules. Los  muscles,  le  système  nerveux,  la  tunique  péritonéale  des 
trachées,  les  organes  sécréteurs  de  la  soie*  ne  tardent  pas  à l’être 
consécutivement  suivant  leur  plus  ou  moins  grande  proximité  du 
centre  qui  a servi  de  point  de  départ  à l’invasion. 

L’embryon  introduit  sans  cesse  dans  son  intérieur  de  nouvelles 
quantités  de  parasites  en  absorbant  le  vitellus  placé  en  dehors  de 
lui.  L’intestin  s’en  trouve  bientét  littéralement  rempli;  aussi  en 
rencontre-t-on  toujours  des  masses  considérables  mêlées  au  méco- 
nium noirâtre  qui  compose  les  premiers  excréments  que  le  ver 
rejette  après  avoir  quitté  l’œuf.  Ces  excréments,  répandus  dans  la 
litière  et  sur  la  feuille  qui  sert  de  nourriture  aux  vers,  sont  man- 
gés avec  celle-ci  et  constituent  la  principale  voie  d'infection  pour 
les  individus  demeurés  jusqu’alors  à l’état  sain. 

985.  Lorsqu’on  soumet  les  matières  forinant  le  contenu  intestinal 
à rinspection  microscopique,  on  les  trouve  composées  : 1°  d’une 
substance  formée  de  petites  granulations  moléculaires  qui  n’est 
autre  chose  qu’un  produit  de  sécrétion  des  glandes  gastriques,  et 
qui,  colorée  en  rouge  plus  ou  moins  intense  au  moment  où  elle  est 
versée  dans  la  cavité  stomacale,  prend  promptement  une  teinte 
foncée  violacée  ou  brunâtre  : cette  matière  peut  être  physiologique- 
ment comparée  au  méconium  que  les  jeunes  d'un  grand  nombre 
d'autres  animaux  rejettent  après  la  naissance;  2°  de  fragments  irré- 


(Grossiss.,  diam^li'cs).  — ABC.  Psorospennius  pri:w*s  d.ins  des  sphères  tDutèes  au 
nombre  de  quinze  A vingt  dans  un  papillon  du  Pyralis  viririnna,  d'où  clics  se  sont 
échappées  loi's  de  l’ouverture  de  la  cavité  alKloininale.  Ces  sphère»,  unt  un  diamètre  de 
0*".2T»  à 0*",40.  elles  ont  une  grandi;  analogie  avec  les  psurus|>crinies  que  l'on  trouve 
sur  les  Itranrliies  et  dans  différents  organes  des  poissons  d'eau  douce.  Elle^  présentent 
une  fortnt-  elliptique  tègèremeut  aplatie  et  leur  bord  est  parcouru  par  une  ligne  saiU 
lanle  qui  semble  produite  par  la  jiixIapoHlion  de  deux  valves  comme  chez  les  psoro- 
spermies  d<*s  poissons.  De  plus,  elles  offrent,  comme  ces  dcmiéi'es,  tantôt  deux  petits 
grains  géminés  hrillanU  placés  A une  de  leui-s  extrémités,  tantôt  quatre  grains  semhla- 
Mes  disposé»  par  paires  aux  deux  bouts  du  cor|)u.scule.  Ni  les  alcalis  conceritn'».  ni  les 
s^dtitiuns  arides  faihh»  ne  les  inodilienl  d'une  manière  sensible;  mais  apnH;  quelques 
Illimités  de  séjour  dans  l'cau  >alée,  ils  prennent  un  aspect  brillant  et  homogène  tout  A 
fait  srinhlable  A relui  que  présentent  normalement  les  corpuscules  du  ver  à s<ue. 
(Balbiani).  — A.  ÏSüros|Mîrmies  de  la  l'yrale  vues  de  face.  — U,  B.  Les  mômes  vues 
par  leur  bord.  — C.C.C.  r.hangenicnts  d'aspect  produils  par  l’eau  salée.  (Gn^ssisscraenl 
l.liOU  fuis.  U’aprt»  Üalliiani.) 

* En  exmninnnt  les  corpuscules  dans  rintérieur  des  cellules  des  organes 
sécréteurs  de  la  soie,  grAce  à la  transparence  et  à la  grandeur  de  ces  éléments, 
on  peut  aisfjincnt  les  y observer  à Imites  les  phast*s  de  leur  développement. 
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^Miliers  de  la  coque  de  l'œuf  rongtés  et  avalés  par  le  ver  au  iiiomenl 
de  l’éclosion  et  bien  reconnaissables  A leur  aspect  réticulé  ; 3“  enfin 
les  corpuscules  caraclérisli((ues  de  la  maladie  ou  psorosperniies, 
sont  mêlés  en  plus  ou  moins  grand  nombre  aux  parties  précédentes 
* chez  les  vers  malades. 

Ces  mêmes  parties  se  retrouvent  aussi  dans  les  premiers  excré- 
ments rendus  par  le  ver  après  son  éclosion.  Elles  formait  alors  de 
petites  masses  solides  et  noirâtres,  qui  se  délayent  facilement  dans 
l’eau  en  se  résolvant  en  fines  granulations  d’une  couleur  foncée. 
Quand  le  ver  a commencé  à manger,  elles  sont  plus  ou  moins  mê- 
lées de  détritus  végétaux  qui  leur  communiquent  une  teinte  ver- 
dâtre ; mais  même  après  que  les  fèces  ont  pris  leur  caractère  ordi- 
naire, celles-ci  peuvent  pendant  longtemps  encore  renfernier  des 
corpuscules  plus  ou  moins  nombreux.  Il  en  résulte  que  l'examen 
microscopique  des  fèces  et  surtout  du  méconium  fournit  un  mo\en 
de  reconnaître  pendant  la  vie  et  aussitôt  après  l’éclosion  si  le  ver 
est  corpusculeux  ou  non. 

La  maladie,  peu  accusée  encore  et  parlant  difficile  à reconnaitre 
dans  l’œuf,  s’est,  au  contraire,  singulièrement  développée  au  mo- 
ment de  l'éclosion  ; il  en  résulte  que  les  corpuscules,  dont  le  nom- 
bre s'est  accru  dans  la  même  proportion,  peuvent  être  alors  facile- 
ment constatés,  même  par  l’observateur  le  moins  habitué  à ce  genre 
de  recherches. 

Pour  employer  le  moyen  d’appréciation  de  renvabissement  para- 
sitaire, reposant  sur  l’examen  des  petites  chenilles,  il  suffit  de 
mettre  en  incubation,  plus  ou  moins  longtemps  avant  l’époque  où 
les  éclosions  se  font  en  grand  pour  les  éducations,  une  petite  quan- 
tité de  la  graine  dont  on  se  propose  de  reconnaitre  la  qualité  et 
d’examiner  les  vers  qui  en  proviennent.  Voici  un  procédé  aussi  sûr 
que  rapide  pour  constater  la  présence  ou  l’absence  des  corpuscules 
chez  lies  derniers.  Avant  d’être  portée  sous  le  microscope,  la  petite 
chenille  est  placée  dans  une  goutte  d’eau,  sur  une  lame  de  verre, 
et  recouverte  d’une  lamelle  mince  de  la  même  substance.  Puis,  â 
l’aide  d’une  aiguille  ou  de  tout  auli"  pointe  rigide,  on  exerce  une 
pression  sur  la  lamelle  précédente,  â l’endroit  correspondant  à la 
partie  postérieure  de  la  tète  de  l’anicial.  (iette  pression  a pour  effet 
de  rompre  le  tube  digestif  à sa  partie  antérieure  et  de  chasser  brus- 
quement â travers  l’ouverture  anale  la  portion  postérieure  de  l’in- 
testin rompu.  Eu  sortant,  celle-ci  se  retourne  comme  un  doigt  de 
gant,  en  entrainant  au  dehors  les  tubes  qui  prennent  leur  insertion 
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sur  elle,  et  .souvent  aussi  une  portion  plus  ou  moins  longue  des 
vaisseaux  sécréteurs  de  la  soie.  \ l'aide  de  cette  petite  manœuvre,  les 
organes  les  plus  chargés  des  corpuscules  viennent,  pour  ainsi  dire, 
s'oITrir  d’enx-mémes  aux  regards  de  l'observateur,  lie  plus,  l’estomac 
s'est  en  même  temps  vidé  d'une  [dus  ou  moins  grande  partie  de  son 
contenu  dans  l’eau  environnante,  où  l’on  voit  aussitôt  llotter,  mélés 
aux  granuRitioiis  du  méconium,  de  nombreux  corpuscules,  si  l'on 
a alfaire  à un  ver  malade.  (Voy.  Balbiani,  Journal  de  l'anatomie  et 
de  la  physioloyie.  Paris,  18C7,  p.  265  à 275.) 


CHAPITRE  VI 


Ilecbercite  des  articulés  parasites  des  plantes. 

!)80.  I.e  nombre  des  articulés  microscopiques  dont  la  présence 
.sur  les  [liantes  ne  peut  être  déterminée  qu’à  l’aide  du  microscope 
est  considérable.  Ce  ne  sont  naturellement  pas  toujours  des 
animaux  parfaits,  mais  des  œufs  ou  leurs  coques,  des  larves,  des 
enveloppes  provenant  des  mues,  des  soies  filées  comme  cocons  ou 
toiles  de  protection,  qui  forment  des  amas  ou  productions  de  con- 
figurations les  plus  diverses  d’une  espèce  à l’autre,  dont  la  nature 
ne  peut  être  fixée  qu’en  les  examinant  sous  des  pouvoirs  ampli- 
fiants plus  ou  moins  considérables. 

Si  ces  productions,  quelles  qu’elles  soient,  sont  pulvérulentes, 
il  faut  les  préparer  comme  toutes  les  matières  qui  doivent  être  sou- 
mises a l’examen  sous  de  forts <grossisseinents,  sauf  à commencer 
par  l’emploi  de  la  loupe  ou  des  faibles  objectifs,  pour  arriver  gra- 
duellement à d’autres  plus  puissants. 

On  procédera  encore  ainsi,  mémo  quand  il  s’agit  des  œufs  d’in- 
sectes, d’araignées,  etc.,  déjà  apercevables  à l’œil  nu,  parce  que 
souvent  il  est  nécessaire  de  les  soumettre  peu  à peu  à de  forts  ob- 
jectifs. 

IJuant  aux  nombreux  acariens,  à divers  étals  d’évolution,  aux 
très-petits  insectes  aptères  ou  autres,  aux  larves  diverses  qui  vivent 
à la  surface  ou  dans  l’épaisseur  des  plantes,  de  leurs  (leurs,  des 
fruits  des  galles, on  procédera  à leur  examen  comme  il  a été  dit  plus 
haut  (p.  756  et  snlv.),  en  se  guidant  naturclleinenl,  pour  l’étude  de 
leur  caractères  spécifiques,  sur  les  traités  spéciaux  d’eutomologic. 

6H7.  Pour  les  coques  de  soies,  les  toiles  d’araignées,  etc.,  il  faut 
les  préparer,  comme  di's  parties  filamenteuses  quelconques,  dans  la 
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glycérine,  el  les  observer  avec  un  grossissement  de  àOO  diarnélres 
environ.  La  finesse  de  leurs  file,  qui,  dans  certaines  toiles  d'arai- 
gnées, descend  à un  millième  de  millimètre,  leurs  réactions  en  tant 
que  substances  azotées  les  feront  aisément  distinguer. 


CII.APITRE  VII 

Étad«s  relalivaa  k la  détermlQatioo  de  la  natore  dea  filaments  des  éloffea. 

988.  La  détermination  de  la  nature  spécifique  des  fibres  végé- 
tales textiles  repose,  sur  l'observation  microscopique  de  ces  fibres 
vues  suivant  leur  longueur  et  surtout  dont  on  observe  les  coupes 
transversales  faites  comme  nous  l’avons  indiqué  pages  5i8-ô49‘. 

On  observe  ensuite  la  coloration  qu’elles  éprouvent  par  l'action 
de  l’iode,  sous  l’influence  de  l’acide  sulfurique  aqueux  ou  étendu 
de  glycérine.  La  forme  et  le  volume  des  fibres  , ceux  de  leur  cavité 
centrale,  la  manière  dont  certaines  parties  se  colorent  en  jaune  el 
les  autres  en  bleu, permettent  de  les  distinguer  aisément  les  unes  des 
autres,  qu’elles  soient  mélangées  ou  non.  Les  six  espèces  de  fibres 
actuellement  utilisées  dans  l'industrie  sont  le  lin,  le  colon,  le 
chanvre,  le  lin  de  la  Nouvelle-Zélande  {Phormium  lenax),  le  jute 
(Corchorus  capsularis)  et  le  China-grass  {irtica  utilis). 

989.  Pour  constater  les  cas  dans  lesquels,  dans  une  étoffe,  on  a 
changé  la  nature  des  fils  qui  composent  la  trame,  ou  ceux  qui  con- 
stituent la  chaîne,  il  suffit  d’examiner  la  compo.^ition  élémentaire 
de  deux  fils  se  croisant  à angle  droit,  pris  en  quelques  points  dilTé- 
rents  do  la  pièce  successivement.  Si  les  étoffes  ont  des  perpendicu- 
laires à celles-là,  comme  on  le  voit  dans  le  velours,  il  faudra  les 
examiner  à part,  leur  nature  étant  en  général  différente  de  celle  des 
précédentes.  (Coiilicr,  Manuel  du  microscope.  Paris,  1859,  in-12.) 

Quand  la  laine  a été  teinte  de  manière  à être  rendue  tout  à fait 
opaque,  si  on  ajoute  une  goutte  d’acide  azotique  à la  préparation, 
011  la  rend  transparente. 

Si  des  laines  ont  eu  précédemment  une  couleur  différente,  el 

' Voy.  Chevroiil,  l\appurl  sur  iiii  mrmaire  de  H.  YrtiUml,  intUulf  : Etude  sur 
les  /ilfwietds  véejrlaux  employés  dans  V industrie  [Comptes  rendus  des  sranees  de 
t' Académie  des  sciences  de  Paris,  Iii-t",  1870,  I.  L\X , p.  1116).  Ce  travail 
contient  l'imlicatioii  des  procédés  à suivre  dans  resamen  des  libres  selon  que 
les  cordes,  tes  étolTes,  etc.,  ont  été  éerues,  apprêtées  on  teintes.  H décrit  en 
outre  les  caractères  des  six  cs|>cces  de  libres  citées  |ilus  haut,  comparativement  à 
il'autres  especes  textiles  non  encore  employées. 
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surtout  si  clics  sont  vieilles,  scs  poils  gardent  une  teinte  différente 
de  celle  des  poils  de  laine  neuve  à laquelle  les  premiers  ont  pu  être 
mélangés  par  fraude.  On  peut  constater  aussi  en  même  temps  que 
ceux-là  sont  plus  usés. 

Il  n'y  a pas  lieu  de  revenir  ici  sur  l'indication  donnée  plus  haut 
descaractéres  microscopiques  des  poils  de  laine  de  mouton  (p.  5ôi). 

Quant  aux  poils  de  chèvre  commune  qui  se  rencontrent  dans  cer- 
taines étolTcs,  ils  présentent  la  môme  structure  que  la  laine,  mais 
les  cellules  épithéliales  de.  leur  superficie  sont  bien  moins  saillantes, 
tandis  que  les  stries  de  la  substance  propre  sont  plus  visibles. 
Il  existe  presque  toujours  certains  poils  sur  lesquels  on  netrouveque 
que  des  traces  des  cellules  superlicielles  imbriquées,  tandis  que  les 
stries  centrales  sont  trés-caractérisées.  Ce  sont  surtout  ces  der- 
nières qui  font  reconnaitr»!  la  présence  de  poils  de  chèvre. 

Le  diamètre  de  la's  poils  est  de  ü“‘"',0‘i  à Ü'“‘"ÛÉ.  Le  diamètre  des 
poils  de  la  chèvre  d'.Angora  cl  de  Cachemir  est  en  moyenne  de 
0“’“‘,02;  quelques-uns  ont  seulement  0“"'U1.  (Coulier.) 

Les  poils  de  l’Alpaga  sont  faciles  à distinguer  des  fibres  de  laine, 
en  ce  que  leurs  cellules  superficielles  sont  complètement  invisi- 
bles sur  uu  grand  nombre  de  jioilsqui  dès  lors  ne  peuvent  être  con- 
fondus avec  les  autres  laines.  D’autres  poils,  au  contraire,  présen- 
tent des  stries  transversales  indiquant  l'imbrication  épithéliale 
analogue  à celle  qu’on  voit  sur  les  poils  do  chèvre.  Dans  tous,  les 
stries  longitudinales  sont  très-prononcées.  I.«ur  diamètre  est  en 
moyenne  de  0""“,025  à 0“*'“,05.  Les  poils  de  chameau,  dont  ou  (ait 
tin  gi  aiid  usage  en  Algérie,  présentent  les  mêmes  caractères. 

Les  poils  de  Vigogne  sont  remarquables  par  leur  finesse,  car  leur 
diamètre  varie  de  0'"“',Ü07  à 0''‘“,010.  Les  stries  et  les  cellules  épi- 
théliales superficielles  sont  difficiles  à voir. 

Les  poils  de  dromadaire  sont  reconnaissables  à leur  diamètre, 
qui  est  de  0'‘"”,0fi,  et  surtout  au  canal  considérable  qui  se  trouve  au 
centre  de  cli.ique  poil.  Ce  canal,  qui  est  rempli  de  matière  pigmen- 
taire très-noire,  a eu  moyenne  une  largeur  de  0“*“,  (12  à 0""“,Ü4. 

La  soie  est  formée  de  filaments  un  peu  aplatis,  transparents,  agis- 
sant d’une  manière  remarquable  sur  la  lumière  polarisée  (p.  120). 
Sous  le  rapport  de  la  forme  ces  fils  présentent  une  certaine  analo- 
gie avec  les  filaments  ou  poils  du  coton.  La  largeur  des  fils  de 
soie  est  de  ()“"“, 007  à Ü“'“,0l  5 environ.  Leur  épaisseur  est  sur  beau- 
coup prés  de  moitié  moindre.  Jamais  on  n’y  trouve  de  canal  cen- 
tral. Les  filaments  de  la  soie  cassent  net,  sans  qu’on  puisse  décou- 
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vrir  dans'Icur  cassure  des  (ibri|Ies  élémentaires.  La  soie  ne  peut 
être  confondue  avec  aucune  autre  matière  te.xtilc.  Si  on  la  traite 
par  l’acide  azotique,  l'ensemble  des  rilaments  jaunit  un  peu,  cha- 
cun se  gonfle  au  point  d’acquérir  un  diamètre  de  0“'“,Ü5  et  plus. 
Cette  expérience  peut  être  faite  dans  la  lumière  polarisée.  On  voit 
alors  chaque  filament  s’assombrir  au  fur  et  à mesure  qu’il  se  ramollit 
en  se  gonflant,  et  finit  par  disparaître.  L’acide  azotique  est  au  con- 
traire presque  sans  aciion  sur  le  coton.  L’acide  sulfurique  gonfle 
les  filaments  de  soie  moins  vile  que  ceux  du  coton,  et  de  plus  ils 
ne  bleuissent  pas  au  contact  de  l’iode  comme  font  ces  derniers. 

La  bourre  de  soie  se  présente  sous  la  forme  de  fils  composés  de 
plusieurs  fibres  semblables  à celles  que  nous  venons  de  décrire, 
mais  moins  régulières  et  accolées  les  unes  aux  autres  de  manière  a 
former  des  faisceaux.  L’action  de  l’acide  azotique  sur  elle  est  la 
même  que  sur  la  soie,  et  sert  à la  distinguer  du  coton  ou  du  chan- 
vre. Notons  enfin  que  1a  soie,  comme  la  laine  et  toutes  les  libres 
azotées,  est  bien  plus  colorée  par  l’eau  iodée  que  les  fibres  li- 
gneuses analogues  au  coton  et  au  chanvre.  L’action  sur  la  lumière 
polarisée  ne  peut  servir  de  caractère,  car  elle  est  à peu  près  la 
même  que  sur  les  fibres  végétales.  (Coulier,  p.  2‘Jô-2!)5.) 


CINQUIÈME  SECTION 

DES  APPLICATIONS  DU  MICROSCOPE  A L’ANALÏSE  CHIMIQUE. 

990.  Les  applications  du  microscope  A la  détermination  de  la 
nature  des  corps  complexes  par  la  connaissance  des  parties  sim- 
ples qui  les  composent  chimiquement  sont  de  deux  ordres. 

Les  unes  do  ces  applications  sont  directes,  en  ce  sens  que  le 
corps  cherché,  simple  ou  composé,  étant  d’abord  amené  à l’éLit 
cristallin,  le  microscope  permet  de  reconnaître  l'existeiRe,  le  vo- 
lume, la  forme,  la  couleur  et  quelques  autres  attributs  de  ces 
cristaux  invisibles  à l’œil  nu,  ou  trop  petits  pour  que  ces  carac- 
tères soient  aisément  et  nettement  saisissables. 

Les  autres  de  ces  n|iplications  sont  indirectes  et  constituent  un 
cas  particulier  de  l’idée  de  faire  servir  les  caractères  spéciaux 
des  spectres  lumineux  produits  sous  l’influence  des  dilïérenls  corps 
pour  distinguer  ces  corps  les  uns  des  autres,  pour  reconnaître  la 
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préspiicc  de  cliaciin  d’piix  dans  un  composé  complexe  sans  recourir 
aux  analyses  chimiques  laborieuses  qu’exipc  leur  isolement.  Ici,  en 
parliculier,  le  microscope  sei't  à rendre  plus  appareille  l'influence 
que  certains  corps  simples  ou  composés  exercent  eu  raison  de  leur 
constitution  moléculaire  sur  les  rayons  du  spectre  lumineux.  Ce 
n'est  pas  la  forme,  le  volume,  la  couleur  des  corps  qu’il  permet  de 
constater,  mais  les  différences  de  constitution  chimique  de  parti- 
cules trop  petites,  trop  peu  abon<laiites  pour  que  les  modifications 
qu’elles  font  éprouver  au  spectre  solaire  ou  à celui  d’une  autre  souna; 
lumineuse  soient  saisissables  directement  avec  le  spectroscope 
employé  seul. 


CHAPITRE  PREMIER 

Be«  appUcallons  dlracfes  da  microacopa  à la  chimie  e<  à l'étodej 
dea  corp«  crialalUaéa, 

!)91 . Il  n’est  pas  de  laboratoire  de  cliimie  qui  puisse,  aujourd’hui 
SC  passer  de  microscope.  Dans  un  grand  nombre  de  recherches 
analytiques,  il  est  indispensable  de  déterminer  si  le  corps  qu’on  a 
sous  les  yeux  est  cristallisé  ou  non,  si  les  cristaux  microscopiques 
sont  mélés  ou  non  de  matières  qui  ne  sont  pas  cristallisées  et  dans 
quelle  proportion.  Pour  donner  une  précision  convenable  à cer- 
taines analyses,  il  est  nécessaire  parlais  de  trier  sous  la  loupe  mon- 
tée ou  sous  le  microscope  à prisme  redresseur  (v.  p 166)  les  cris- 
taux en  éliminant  les  parties  non  cristallines  qui,  eu  fait, 
constituent  autant  d'impuretés  à côté  des  premiers. 

AIIT.  I.  DÉTERMINATIOX  DES  DIVERSES  ESI'ÈCES  DE  COJIPOSÉS 

CHIMIQOES  CRISTAU.INS. 

992.  L’emploi  du  microscope  perirut  d’observer  la  forme  des 
cristaux  les  plus  petits  presque  aussi  facilement  qu’on  peut  le  faire 
à l'œil  nu  sur  les  crisUuix  naturels  d’origine  minérale.  Il  permet 
ainsi  d’étudier  leur  couleur,  et  en  ajoutant  au  microscope  différents 
moyens  ou  instruments  spéciaux,  on  |pcut  exaniiuer  les  modifica- 
tions qu'ils  font  éprouver  à la  lumière  transmise  polarisée  ou  non, 
et  eu  tirer  parti  pour  la  distinction  des  diverses  espèces  de  composés 
organiques  et  minéraux.  Enfin,  on  peut  quelquefois  disposer  le  mi- 
croscope de  manière  à pouvoir  étudier  les  actions  chimiques  de  di- 
vers réactifs  sur  de  très-petites  quantités  des  principes  cristallisés 
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(voy.  p.  17‘2),  ainsi  que  des  angles  des  cristaux  à l'aide  d’un 
goniomètre  appliqué  au  microscope'. 

J'ai  traité  dans  un  autre  ouvrage  (voy.  llobiiiclVerdeil,  Chimie  ana' 
tomique.  Paris,  1853,  in-8“,  1. 1.  p.  533  et  suiv.,  et  atlas)  de  toutes  les 
questions  relatives  à cet  ordre  d’études  et  d’instruments  spéciaux. 
Telles  sont  en  particulier  celles  qui  concernent  le  choix  des  micro- 
scopes qui  doivent  être  préférés,  la  marche  à suivre  dans  l'exécution 
de  l'emploi  des  grossissements  forts  ou  faibles,  l'examen  des  prépa- 
rations, l'étude  sous  le  microscope  des  divers  ordres  de  caractères 
des  corps  cristallins,  les  moyens  employés  dans  l'examen  de  la  forme 
des  cristaux,  les  microscopes  à goniomètres  pour  mesurer  leurs  an- 
gles, quels  sont  les  caractères  physiques  des  corps  cristallisés  sous 
cet  instrument,  l’emploi  des  réactifs  chimiques  sous  le  microscope, 
et  (lu  dessin  des  cristaux.  Comme  toutes  ces  recherches  spéciales 
exigent  le  recoui’s  aux  ouvrages  qui  sont  particuliérement  consacrés 
aux  analyses  chimiques,  il  est  inutile  d'entrer  ici  dans  d'autres 
détails  qui  constitueraient  autant  de  répétitions  snperdues. 

993.  Dans  toutes  les  analyses  destinées  à faire  connaître  la  pré- 
sence en  telle  ou  telle  (|uantité  de  tels  et  tels  principes  immédiats 
des  tissus  et  des  liquides  d'origine  animale,  végétale,  etc.,  une 
fois  les  principes  ramenés  à l’état  cristallin  par  les  moyens 
d’extraction  que  nous  n’avons  pas  à décrire  ici,  on  les  distingue  des 
autres  comme  on  le  ferait  pour  toute  espèce  de  corps  tiré  du  règne 
minéral.  Mais  il  est  important  de  bien  savoir  que  si  l’étude  de  leurs 
caractères  distinctifs  apprend  à distinguer  les  unes  des  autres  les 
es|ièces  de  composés  par  la  forme  et  les  autres  attributs  de  leurs 
cristaux,  elle  n'enseigne  rien  sur  l'état  de  combinaison  qu'ils 
offraient  dans  l’organe  dont  on  les  relire. 

Il  se  trouve  que  ces  espèces  de  corps  ne  sont  jamais  retirées  de 
l'économie  qu'en  très-pelitcs  quantités,  du  moins  cela  est  pour  les 
espèces  cristallisables.  I.cs  individus  cristallins  sont  très-petits 
d'où  la  nécessité  de  les  placer  sous  le  microscope  pour  en  con- 
stater les  divers  caractères,  qui,  sur  les  cristaux  des  espèces 
cristallines  retirées  des  couches  du  globe,  sont  directement  visibles. 
Il  faut,  pour  voir  les  cristaux  des  espèces  extraites  de  l'organisme, 

' On  trouve (téjà  la  description  elles  figures  des  cristaux  d'un  grand  nombre 
de  sels,  etc., dans  la  première  partie  du  livre  de  ttaker,  intiiulé  : Employemenl 
for  llie  Micro$cof)t.  Ixindon,  iii-8‘,  1 753  et  aussi  dans  son  T/ic  Microicoi>e  mode 
cfl.fl/,  etc.  Fiith  édition.  London,  1709,  in-8*.  Yuy.  aussi  Porcher.  llUutration* 
of  diirfuc  with  the  Micro>coi>e.  Cbarleslon,  in-8*,  1861,  p.  93  et  suiv. 

C.  lloaia.  — Microscope.  03 
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VU  leur  petit  volume,  interposer  entre  eux  et  l’œil  un  instrument 
grossissant,  qui  tende  à donner  à leur  imaie  des  dimensions  aussi 
analogues  que  possible  à celles  des  objets  que  nous  avons  habi- 
tuellement sous  les  yeux.  Sous  ce  rapport-là,  l'emploi  des  pouvoirs 
amplifiants  considérables  est  habituellement  aussi  indispensable 
dans  cet  ordre  d’étude  que  dans  toute  autre  ; quoique  cependant  le 
plus  souvent  il  ne  soit  pas  nécessaire  d'aller  aussi  loin,  à cet  égard, 
qu’en  histologie. 

Si  l’emploi  du  microscope  permet  d’étudier  la  forme  des  cris- 
taux presque  aussi  facilement  qu’on  le  peut  faire  à l'œil  nu  sur  les 
espèces  d’origine  minérale,  il  ne  permet  pas  de  tirer  parti  des  dif- 
férences de  consistance,  d'élasticité,  de  (tassure,  de  densité,  pour 
distinguer  l’une  de  l’autre  les  espèces.  .Mais  il  permet  d'étudier  la 
couleur  des  cristaux;  de  plus,  en  ajoutant  au  microscope  l’appareil 
polarisaleur  (voy.  p.  417),  on  peut  examiner  les  modilications  qu’ils 
font  éprouver  à la  lumière  transmise,  et  en  tirer  parti  pour  la  dis- 
tinction des  espèces.  Enfin,  on  peut  quelquefois  disposer  le  micro- 
scope de  manière  à pouvoir  étudier  les  réactions  chimiques  de  très- 
petites  quantités  des  principes.  (Voy.  p.  172.)  Mais  en  général  on  ne 
lire  parti  de  ces  actions  dissolvantes  ou  autres,  exécutées  sous  le  mi- 
croscope, que  lorsqu’on  ne  peul  faire  autrement,  parce  qu’il  est 
plus  sùrd’o|)érer  par  les  moyens  habituellement  employés  en  chimie. 

994.  On  comprend  aisément  que  les  remarques  précédentes  sont 
directement  applicables  dans  les  cas  où  il  s’agit  de  retirer  des  or- 
ganes, au  point  de  vue  médico-légal  (voy.  p.  747),  les  principes  ac- 
cidentels vénéneux  qui  ont  été  ingérés  et  fixés  dans  les  tissus.  La 
marche  à suivre  pour  déterminer  quel  est  le  comiiosé  to.vique,  quel 
est  le  corps  du  délit,  reste  exactement  la  même,  et  cette  détermina- 
tion est  plus  ou  moins  facile,  selon  que  le  composé  est  d’origine 
minérale  ou  d’origine  organique,  de  nature  plus  ou  moins  analogue 
à celle  des  principes  qui  existent  normalement  dans  le  corps  hu- 
main. Quant  aux  procédés  à suivre  pour  extraii'e  de  chacun  de  ces 
composés  en  particulier,  pour  savoir  quelles  sont  les  réactions  spé- 
ciales qui  les  distinguent,  c’est  aux  traités  de  Toxicologie  et  de 
médecine  légale  qu’il  faut  recourir.  (Voy.  aussi  A.  llelwig.  Micro- 
scop  und  der  Toxicologie.  .Mainz,  1864-1 865, in-8° avec  planches.) 

995.  On  sait  que  les  globules  rouges  du  sang  des  vertébrés  sont 
constitués  par  une  substance  albuminoïde,  la  globuline,  im- 
prégnée par  une  matière  colorante,  l'hémoglobine,  et  par  une  petite 
quantité  de  lécithine  (protagon  ou  substance  grasse  phosphorée). 
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de  cholestérine,  de  chlorure  de  sodium  et  de  phosphate  de  po- 
tasse. Outre  les  principes  solides,  les  globules  contiennent  une 
quantité  d'eau  égale  à deux  ou  trois  fois  le  poids  de  ces  divers  prin- 
cipes. L'hémoglobine  constitue,  à elle  seule,  prés  des  9/10  du  poids 
des  principes  thés  des  globules.  Le  sang  d'un  certain  nombre  d'in- 
vertébrés parait  contenir  également  de  l'hémoglobine,  qui  serait 
alors  dissoute  dans  le  plasma. 

On  peut  retirer  \' hémoglobine  amorphe  du  sang  de  tous  les  ver- 
tébrés ; on  l'obtient  cristallisée  sous  le  nom  de  cristaux  du  sang, 
dans  celui  du  chien,  du  chat,  du  hérisson,  du  hamster,  du  cochon 
d’Inde,  du  rat,  del'oie,  etc.  L'eau,  l'alcool,  l’éther,  le  chloroforme, 
les  sels  alcalins  des  acides  biliaires,  la  congélation,  les  décharges 
électriques,  ont  pour  effet  de  détruire  les  globules  sanguins,  et 
de  mettre  riiémoglobine  en  liberté.  Les  acides  et  les  alcalis , en 
détruisant  les  globules  sanguins,  mettent  aussi  une  matière  colo- 
rante en  liberté;  mais  cette  matière  colorante  (Aématosùie)  n'est 
autre  qu'un  des  produits  de  décumpusition  de  l'hémoglobine.  11  en 
résulte  (|ue  les  acides  et  les  alcalis  ne  sauraient  être  employés  dans 
la  préparation  de  l'hémoglobine. 

Ln  ajoutant  à une  goutte  de  sang  délibriué  une  ou  deux  gouttes 
d'alcool  étendu  d'eau,  on  obtient  déjà  des  cristaux  d'hémoglobine, 
en  quantité  snnisante  pour  l'exameu  microscopique. 

I..a  préparation  de  ectie  subslance,  à l'état  de  pureté,  se  fait  en 
trois  temps  : l"  isolement  des  globules  rouges  pur  l'addition  d'une 
solution  de  sel  marin  au  sang  défibriné  ; 2”  destruction  des  globules 
et  mise  en  liberté  de  l'hémoglobine,  par  l'action  de  l’eau  et  de  l'é- 
ther; 5“  cristallisation  de  l'hémoglohine  : on  effectue  ce  troisième 
temps,  en  ajoutant  à la  solution  aqueuse,  filtrée,  provenant  des 
traitements  précédents,  un  (piarl  de  sou  volume  d'alcool.  La  cris- 
tallisation doit  être  effectuée  plusieuis  fois,  si  l'on  vent  obtenir  de 
l’hémoglobine  pure.  Cette  préparation  ne  peut  être  faite  qu’à  une 
basse  température. 

Tous  les  cristaux  d’hémog'obiiie  observés  jusqu’ici  appartien- 
nent au  type  du  rhumboé.lrc,  ceux  du  sang  de  l’écureuil  , qui  se 
rapportent  au  système  hexagonal  ou  prisme  à six  pans  dérivé  du 
rhomboèdre. 

D’une  manière  générale,  l’hémoglobine  est  peu  soluble  dans  tous 
les  réactifs.  L'eau  en  dissout  quchpies  centièmes  de  son  poids  ; 
plus  ou  moins,  selon  que  la  température  est  plus  élevée  ou  plus 
basse.  L'alcool  absolu  ne  la  dissout  pas;  l’alcool  étendu  d'eau  en 
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dissout  une  petite  quantité.  I.a  glycérine  la  dissout  très-bien.  Les  so- 
lutions d'albumine  très-étendues,  les  solutions  alcalines  trcs-di- 
liiécs,  dissolvent  mieux  riiénioglobine  que  ne  le  fait  l’eau  pure. 
L’orée,  le  sucre  de  canne,  le  sucre  de  lait,  le  sucre  de  raisin  favori- 
sent la  solution  de  cette  substance  dans  l’eau.  Les  humeurs  de  l’é- 
conomie la  dissolvent  aussi;  mais  elles  raltèrent  rapidement. 
L’hémoglobine  est  insoluble  dans  presque  tous  les  autres  dissol- 
vanls.  (Hoppe-Seyler,  IVeyer,  etc.) 

L’hémoglobine,  au  contact  de  l’air,  absorbe  une  quantité  d’oxy- 
gène pouvant  atteindre  1,5  c.  cubes  par  grammes  d’bémoglobine. 
Les  agents  réducteurs,  le  vide , lui  enlèvent  facilement  la  plus 
grande  pa'lie  de  cet  oxygène  ; an  contact  de  l’air,  elle  absorbe  de 
nouveau  ce  gaz.  L’hémoglobine  contenant  de  l’oxygène  absorbé 
est  désignée  sous  le  nom  d’oxyhèmoglobinc  ou  hémoglobine  onj- 
ijénce.  Lor.>quc  cet  oxygène  lui  a été  enlevé,  on  dit  qu’elle  est  ré- 
duite, et  on  la  désigne  sous  le  nom  d'hémoglobine  réduite.  L’hémo- 
globine oxygénée  a une  couleur  rouge  vif  de  sang  artériel  ; l’hémo- 
globine réduite  est  dichroï(|ue  ou  dicbrumatigue  (voy.  p.  460)  ; elle 
es)  veitcen  couche  mince,  rouge  foncé  à la  lumière  réHécbie,  ou 
lüi'squ’üii  l’examine  en  couche  épaisse  à la  lumière  réfractée. 

996.  On  ne  saurait  regarder  l’hémoglobine  comme  une  substance 
albuminoïde  proprement  dite;  mais  un  grand  nombre  de  réactifs  la 
dédoublent  en  globuline  , d’après  quelques  chimistes  en  albumine 
(96,  p.  lÜU)  et  en  une  autre  substance  colorante  (4,  p.  lOU),riiéma- 
\osiMC{bcmalinede  quelques  auteurs),  qui  contient  tout  le  fer  de  Thé- 
inuglobine  et  ne  cristallise  pas.  Ce  dédoublement  a lieu  principale- 
ment, sous  l’inilueiice  de  la  chaleur,  des  acides,  des  alcalis  en  solu- 
tion concentrée,  de  l’alcool  absolu  , des  sels  métalliques  des  der- 
nières sections. 

C’est  Vhématosine  (Cbcvrcul)  qui,  en  perdant  son  fci' que  remplace 
un  équivalent  d’eau,  donne  lieu  à la  formation  de  la  bilirubine  ou 
bémaloidine  que  souvent  on  trouve  en  beaux  cristaux  rbomboédri- 
i|ues  ou  en  aiguilles  d'un  rouge  pourpi'e  dans  les  épanchements 
sanguins  au  sein  des  tissus. 

L'bémine  ou  nùeuxchlorhijdrated'hémutuiiine  (C'‘ll*'.\zM''eU‘,IK;i.) 
SC  forme  lorsque  l’hémoglobine  est  traitée  par  un  acide,  en  pré- 
sence d’un  chlorure  alcalin.  L’héminc  cristallise  très-facilement,  et 
rien  n’est  plus  facile  que  d’obtenir  des  cristaux  de  cette  substance 
pour  l’examen  microscopique.  Il  suffit  pour  cela  de  jdacer  sur  le 
porte-objet  un  pou  de  sang  desséché,  au(|ucl  on  a ajouté  une  par- 
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celle  de  chlorure  de  sodium  ; on  le  couvre  d’une  plaque  de  verre 
mince  et  on  laisse  tomber  une  on  deux  gouttes  d'acide  acétique 
concentré  sur  le  bord  de  cette  plai|ne;  le  liijuide  pénétre  par  capil- 
larité entre  le  porte-objet  et  la  plaque  qui  couvre  la  préparation.  On 
chauffe  légèrement  jusqu’à  ce  que  l'acide  acétique  commence  à 
entrer  en  ébullition,  puis  on  laisse  refroidir.  Le  champ  de  la  pri'- 
paration  est  alors  parsemé  de  petits  cristaux  de  couleur  brunâtre, 
se  présentant  sous  la  forme  de  lamelles  rhomboïdales.  iTeichmann.  ) 

Il  faut  bien  se  garder  de  confondre  les  cristaux  obtenus  du  sang 
d’après  ce  procédé  avec  les  cristaux  d’hémoglobine.  Les  cristaux 
d'hémoglobine  se  forment  si  on  ajoute  à une  goutte  de  sang  défi- 
briné frais  une  ou  deux  gouttes  d’alcool  étendu  d’eau,  tandis  que 
nous  avons  obtenu  les  cristaux  de  chlorhydrate  d'hématine  en  trai- 
tant du  sang  desserhc  par  l’acide  acéliijiie  et  le  chlorure  de  sodium. 
t>s  deux  substances  sont,  en  outre,  aussi  distinctes  l’une  de  l'autre 
par  la  forme  de  leurs  cristaux  que  par  leur  composition  chimique. 
On  peut  donc  obtenir  directement  du  sang  deux  sortes  de  cristaux  : 
les  uns  formés  pai'  le  principe  colorant  non  modifié,  qu’on  ajipelle 
cristaux  du  sanij  ou  hémoglobine  ; les  autre.s,  formés  par  la  combi- 
naison de  1 hématosinc  avec  l’acide  chlorhydiique,  et  ne  prenant 
naissance  que  par  l’actitni  d'agents  chimiques  décomposant  l’hémo- 
globine. (Voyez,  sur  ce  sujet,  V.  l‘'uinouze,  les  Spectres  d'absorption 
du  sang,  l’aris  1870  in-4“,  p.  ."8  et  suivantes.) 

997.  Dans  le  cas  où  il  s'agit  de  déterminer  la  nature  des  falsifica- 
tions provenant  du  mélange  de  eorpnscules  microscopiques  cristal- 
lins ou  non  à des  poudres  composées  elles-mêmes  de  petits  cristaux, 
la  marche  à suivre  est  encore  celle  qui  vient  d’étre  indiquée. 

La  sulfate  de  quinine,  par  exemple,  est  une  poudre  entièrement 
formée  de  cristaux  qui  se  présentent  sous  la  forme  de  longs  polyè- 
dres aciculaires  accolés  les  uns  aux  autres,  dérivant  du  prisme 
rhomboîdal  oblique.  Les  cristaux  les  plus  minces  sont  transparents 
et  homogènes,  les  plus  gros,  au  contraire,  présentent  toujours  des 
stries  parallèles  à l'axe.  Leur  épaisseur  varie  entre  ü""",0ül,  et 
U"”", 05.  La  longueur  est  encore  plus  variable,  car  les  cristaux  se 
brisent  par  le  frottement.  On  en  trouve  qui  ont  depuis  0,01  jusqu’à 
1,0.  Leur  fracture  a presque  toujours  lieu  à angle  droit. 

Le  sulfate  de  quinine  se  colore  vivement  dans  la  lumière  po- 
larisée. Il  rst  insoluble  dans  l’eau,  mais  les  cristaux  disparais- 
sent rapidement  dans  l’acide  acétique,  et  celte  solution  évapo- 
rée doucement  sur  le  porte-objet,  et  reprise  par  l’eau,  fournit 
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(les  cristaux  aciculaires  groupés  en  faisceaux.  Ces  caractères 
permettent  de  reconnaître  iininédiateinent  l’addition  d’un  assez 
grand  nombre  de  substances  (|ui  ont  été  employées  pour  falsi- 
fier le  sulfate  de  quinine.  Telles  sont,  par  exemple,  les  fécules 
que  l’on  distingue  à leur  forme,  etc.,  lesucre,la  laclinc,  le  cblorby- 
drate  d’ainmonia(|ue  cl  d’autres  sels  encore.  Ces  divers  composés 
ne  présentent  jamais  la  forme  cristalline  du  sulfate  de  quinine,  et 
de  plus  ils  sont  solubles  dans  l’eau.  Pour  s'assurer  de  cette  solubi- 
lité, on  dépose  un  peu  de  substance  sècbe  sur  le  porte-objet,  et  on 
ajoute  une  goutte  d’eau  sur  le  bord  du  cnnvre-objet;  de  cette  ma- 
nière on  voit  les  corps  étrangers  se  dissoudre.  On  peut  encore  dé- 
barrasser cetle  goutte  d’eau  des  corps  insolubles  on  inclinant  le 
porte-objet  do  manière  A ce  (|u’elle  parvienne  sur  une  partie  propre 
de  celui-ci;  alors  on  la  chauffe  légèrement,  l.es  corps  dissons  par 
l’eau,  cristallisi'iit  et  peuvent  être  facilement  distingués.  Enfin,  si 
le  sulfate  de  quinine  était  mélangé  à des  corps  insolubles  dans 
l'eau,  comme  les  acides  gras,  le  piètre,  la  craie,  etc.,  l’action  de 
l’acide  acétique  les  ferait  reconnaître,  car  ils  sont  insolubles 
dans  cet  acide.  La  craie  fait  exception,  mais  elle  se  dissout  en  lais- 
sant dégager  de  nombreuses  bulles  d'acide  carbonique.  (Conlier, 
loc.  cit.,  p.  280-281 .) 

Il  est  nombre  de  circonstances  dans  lesquelles  on  est  appelé  à 
faire  des  recherches  de  ce  genre,  pour  lesquelles  celte  manière  de 
faire  reste  la  même  au  fond. 

998.  Cristaux  problématiques  des  poussières.  Quand  les  corps 
microscopiques  ont  une  forme  cristalline,  on  peut  déterminer 
celle-ci  dés  que  les  cristaux  atteignent  un  diamètre  de  2 millièmes 
de  millimètre  ou  au  delà.  On  les  distingue  aisément  sous  le  micro- 
scope des  corpuscules  non  cristallins  de  même  volume.  Cela  se 
constate  sans  difficulté  toutes  les  fois  qu’on  suit  la  cristallisation 
de  l’acide  urique  et  d’un  grand  nombre  d’autres  composés  sous  des 
grossissements  de  100  à 600 diamètres. Ce  fait  est  important  à noter, 
car  on  sait  que  les  corpuscules  d’origine  minérale  qui  forment  en 
général  la  partie  constituante  principale  des  poussières  ne  sont  jias 
à l’état  cristallin. 

Ces  derniers  sont  polyédriques  ou  sphéroïdaux  irréguliers.  On  ne 
peut  même  pas  y reconnaître  les  formes  aciculaires,  ni  celles 
que  présente  le  carbonate  de  chaux  dans  certains  dépôts  (p.  525). 
S’ils  proviennent  de  corps  ayant  cristallisé,  ce  ne  sont  certainement 
que  des  fragments  de  cristaux.  Ce  n’est  donc  que  pour  ceux  qui 
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mil  moins  de  deux  on  trois  millièmes  de  millimètre  qu'on  peut 
supposer  qu’ils  sont  des  cristaux,  mais  en  spécifiant  qu'il  s’agit  là 
d’une  pure  hypothèse  ; car  la  forme  cristalline  n’a  ètè  constatée  et 
décrite  encore  sur  aucun  des  corpuscules  atjs  dans  les  poussières 
(p.  528)  naturellement  déposées,  ou  recueillies  dans  l’air  en  mou- 
vement. 

Le  microscope  montre  également  que  dans  la  terre,  la  vase,  les 
sables  secs  ou  humides,  les  corpuscules  minéraux  qui  prennent 
part  à leur  constitution  sont  plus  ou  moins  irrégulièrement  polyé- 
driques ou  sphéroïdaux,  et  ne  présentent  jamais  l’une  quelconque 
des  formes  cristallines  que  les  moyens  grossissants  permettent  de 
reconnaître  aisément  dans  le  cours  des  analyses  chimiques,  des 
doubles  décompositions,  etc. 

ABT.  II.  — DÉTERMINATIOH  DE  LA  NATOBE  PHTSIQDE  ET  CHIMIQUE  DE 

CERTAINES  DISPOSITIONS  DE  LA  MATIÈRE  BRUTE  CONSIDÉRÉES  COMME  DE 

NATURE  ORGANIQUE. 

999.  Des  utricnles  minéraux.  Parmi  les  faits  d’ordre  physique  et 
chimique  auxquels  le  microscope  est  applicable,  on  doit  ranger 
ceux  qui  concernent  l’état  utriculaire  des  minéraux,  état  réel,  mais 
qu’une  connaissance  imparfaite  de  l'état  d’organisation  à seul  pu 
faire  comparer  à la  disposition  cellulaire  de  la  substance  organisée 
animale  et  végétale.  Le  soufre,  le  phosphore,  le  sélénium,  l’iode,  le 
camphre,  etc.,  peuvent  prendre  l’él  d utriculaire  ou  vésiculaire  par 
condensation  de  leur  vapeur.  Le  microscope  et  la  loupe  sont  gé- 
néralement nécessaires  pour  voir  ou  bien  examiner  ces  particules. 
Ces  corps  peuvent,  avec  le  temps,  conserver  cet  état  ou  passer  à 
l’état  cristallin,  suivant  les  conditions  dans  lesquelles  ils  se  trou- 
vent placés.  Ces  granules  peuvent  grossir  pendant  que  dure  encore 
la  condensation  de  la  vapeur.  Les  globules  de  la  fleur  de  soufre 
sont  des  vésicules  solidifiées  de  ce  genre.  Le  dépôt  reste  plus  ou 
moins  longtemps  liquide  on  presque  liquide.  Les  globules  ont  à 
leur  périphérie  une  portion  un  peu  distincte  par  sa  couleur,  sa 
transparence  de  la  portion  sous-jacente.  C’est  celte  portion  super- 
ficielle qu’on  a comparée  à l’utricule  des  plantes,  et  quia  fait  croire 
que  l’état  et  la  forme  utriculaircs  étaient  démontrés  dans  les  mi- 
néraux et  les  substances  organiques,  et  qu’on  jiouiTait  ainsi  expli- 
quer beaucoup  de  phénomènes  encore  obscurs  dont  ces  corps 
sont  le  siège.  Malheurensemenl  pour  ces  vues,  uon-seuleinent  la 
forme  globuleuse  est  e.xceptioimelle  à côté  des  formes  polyédri- 
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ques  dans  les  cellules  des  plantes  , même  loi's  de  leur  génération, 
mais  encore  l'homogénéilé  de  cumpositinn  chimique  et  de  structure 
des  vésicules  iiiiiiérales  sont  des  disposiliuiis  que  précisément  le 
microscope  ne  montre  jamais  dans  les  cellules  animales  et  végétales. 

1000,  Il  importe  d'avoir  toujours  présent  à l'esprit  dans  l'étude 
de  ces  questions  que  les  pliénoiuénes  de  développement,  quels 
qu'ils  soient,  pu  de  cliangeinenls  incessants  dans  les  éléments  ana- 
tomiques, eic.,  pendant  toute  la  durée  de  leur  existence,  restent 
incompréhensibles  si  l'on  cesse  un  instant  de  se  rappeler  que  le 
développement  est  subordonné  à la  nutritioii.  tin  entend  par  là 
que  la  nutrition,  [lar  la  rénovation  continue  des  principes  immédiats, 
fournil  ou  enlève  incessamment  des  matérianx  à chaque  élément 
et  devient  ainsi  la  condition  d'accomplissement  de  ces  changements 
de  forme,  de  volume  et  de  structure.  C'est  pour  avoir  méconnu  ■ 
1“  la  constitution  de  la  substance  organisée  {germinal  matter,  de 
Beale),  prise  en  elle-même;  2"  la  structure  des  cellules  que  forme 
cette  substance  et  les  phénomènes  dont  elles  sont  le  siège,  que 
quelques  auteurs  ont  songé  à comparer  l'état  utriculaire  qu’on 
peut  faire  prendre  au  soufre  et  à <|uclques  antres  corps  bruts,  sim- 
ples ou  composés,  avec  les  cellules  des  plantes  et  des  animaux, 
avec  l'état  dit  de  cellvie  qu’offre  si  souvent  la  matière  organisée. 
(Ürame,  Comptes  remtiis  de  l'Arad.  des  sciences,  tKio,  t.  XXI,  p. 
1 bl , et  Forme  et  état  utriculaire  dans  les  minéraux  et  les  substances 
organiques,  in  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Acad.  des  sciences  de 
Paris,  iXiO,  in-i,'t.  XXIX,  p.  t)57  et  6G1  en  note,  etc.)  L’examen 
direct  des  uns  et  des  aulres  de  ces  objets,  fait  comparativement, 
montre  d’une  manière  on  ne  peut  pins  évidente  qu’il  n’y  a pas  la 
moindre  analogie  entre  eux.  Des  vues  hypothétiques  faisant  abstrac- 
tion des  notions  précédentes,  ont  seules  pu  faire  penser  qu’il  y 
avait  là  un  point  de  liaison  entre  ces  deux  ordres  de  matières;  ana- 
logie dont  la  connaissance  aurait  pu  élucider  l’élude  des  propriétés 
spéciales  de  la  substance  organisée.  De  ce  que  quelques  personnes 
se  laissent  aller  à ce  genre  de  comparaisons  sans  les  subordonner 
à l’exanien  expérimental  tles  éléments  anatomiques  eux-ménies,  il 
ne  faut  point  croire  qu'il  y ait  queb|ue  chose  do  réel  au  fond  de 
loulcela;  ce  serait  commellre  une  grave  erreur.  Ce  n'esl  pas  la 
forme  globuleuse,  ni  surtout  la  persistance  de  cette  forme,  en  ef- 
fet,qui  caractérisent  l’état  d’organisation,  mais  bien  la  composition 
immédiate  et  les  changements  incessants  de  celle-ci  dans  un  sens 
évolutif  déterminé  par  l’expérience;  évolution  dont  l’examen  micro- 
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scopique  permet  de  constater  les  phases  intermédiaires  dans  une 
même  préparation  souvent  et  presqu’à  tous  les  âges  de  chaque  es- 
pèce, i)our  beaucoup  de  tissus  du  moins.  (Voy.  la  note,  p.  804.) 

lÜOl.  Il  est  des  composés  d'origine  minérale  dont  on  voit  souvent 
le  dépôt  en  petits  groupes  globuleux  sous  le  microsci  pe.  Kn  raison 
de  leur  lorine,  de  leur  augmentation  graduelle  de  volume  et  Je  leur 
groupement,  ils  ont  été  considérés  par  divers  auteurs  comme  analo- 
gues aux  cellules  animales  on  végétales,  comme  une  rormalion  bété- 
rogénique  de  cellules  sous  l’inlluence  de  conditions  physiques  des 
plus  simples  Ces  dépôts  se  présentent  sous  forme  de  corps  micro- 
scopiques larges  de  quelques  nniliémes  de  millimètre  à quelques 
centièmes.  Ils  sont  sphériques  , ovoides,  ou  aplatis,  tant  circu- 
laires qu'ovalaires,  à contour  net.  Ils  sont  isolés  nu  réunis  en  sé- 
ries, en  plaques,  etc.;  alors  ils  sont  contigus  et,  là,  leurs  bords  sont 
l eclilignes,  de  manière  que  ceux  qui  sont  tout  â fait  entourés  par 
d’autres  sont  de  fortne  polygonale  trés-réguliérc  à cinq  ou  six 
pans,  etc.  8i  deux  seulement  sont  contigus,  la  ligne  droite  de  con- 
tact qui  les  délimite  là  leur  donne  l'aspect  d'une  cellule  en  voie 
de  scission  ou  de  segmentation.  L’intérieur  de  leur  masse  peut 
être  homogène,  grenu,  ou  plus  rarement  marqué  de  fines  stries 
rayonnant  à partir  du  centre.  Souvent  ces  stries,  non  visibles  d’a- 
bord, le  deviennent  sous  l’inlluence  dissolvante  graduelle  de  l’acide 
acétique  ou  d’autres  acides  affaiblis.  Très-souvent  leur  centre  est 
occupé  par  un  corpuscule  plus  petit,  plus  fonce  ou  plus  cl.ùr  que 
le  reste  de  la  masse  sphérique  ou  ovoïde,  granulé  ou  non,  et  qui 
a été  peu  exactement  comparé  à un  noyau  de  cellule. 

C’est  surtout  dans  les  liquides  visqueux,  muqueux  ou  albumi- 
neux, naturels  ou  artificiels,  contenant  des  carbonates,  des  phos- 
phates calcaires,  etc.,  abandonnés  à l’évaporation  ou  à la  putré- 
faction, avec  ou  sans  développement  d’infusoires  animaux  et  végé- 
taux qu’on  voit  se  produire  les  dépôts  de  ce  genre.  (Voyez  Chimie 
anatomique,  Paris,  t85ô,  t.  I,  p.  405,  et  atlas,  pl.  V.)  (Juand  les 
sels  sont  dissous  dans  l’eau  pure,  ils  se  déposent  avec  leur  forme 
cristalline  type.  Les  conditions  dans  lesquelles  ils  sejforment,  l'ac- 
tion dissolvante  des  acides  avec  ou  sans  dégagement  de  gaz  et 
persistance  après  eux  d’une  gangue  organique  homogène  (voyez 

* Voy.  sur  les  faits  de  cet  ordre,  (i.niainey,  O/i  the  tnfxle  of  fonnation  of 
ihells  of  animait,  of  Bone,  etc.,  by  a i>rocets  of  moleculnr  coalescence.  I.ondon, 
et  J.  H.  Bennett,  On  the  molecular  theory  of  organisation  [l*rix-eedings  of 
ihe  royal  Society  of  Eâinburgh, 
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page  604),  font  reconnaître  qu'il  s’agit  là  simplement  de  groupe- 
ments spéciaux  de  composés  déflnis  se  réunissant  dans  de  mau- 
vaises conditions  de  cristallisation.  (Voyez  ci-dessus,  page  525  et 
(di.  llobin  et  Verdeil,  Chimie  anatomique,  \.  1,  p.  401  et  suiv.)  Il 
faut  tenir  compte,  en  outre,  de  la  propriété  qu’ont  ces  corps  de 
fixer  en  passant  à l’état  solide  une  certaine  proportion  des  sub- 
stances albuminoïdes  liquides  qu’ils  solidifient  ainsi  et  entraînent 
avec  eux,  fixation  qui  est  elle-même  la  cause  qui  amène  leur  dépôt 
sous  forme  globuleuse,  ou  mieux  sous  celles  d'aiguilles  plus  on 
moins  intimement  cohérentes,  groupées  autour  d’un  centre  et  se 
terminant  en  général  exactement  au  môme  niveau  ; d’où  la  régula- 
rité de  la  surface  ou  du  contour  de  ces  corpuscules.  (Voy.  aussi  Ch. 
Robin,  Sur  la  litliogénie  animale,  dans  Leçon*  sur  les  humeurs, 
1867,  p.  4Ô4  et  suivantes.) 

1002.  Des  fausses  cellules.  Il  y a d’autres  modes  de  groupements 
encore,  qui  ont  été  désignés  par  Beale  sous  le  nom  de  fausses  cel- 
lules, parce  que  leur  forme  les  a fait  considérer  comme  des  cel- 
lules ou  éléments  anatomiques  alors  qu’ils  n’en  sont  pas.  Ce  sont 
ceux  qu’on  produit  en  agitant  des  corps  gras  dans  les  matières  albu- 
mineuses (dont  nous  avons  déjà  parlé,  pages  561  à 565;  voyez  aussi 
p.  725),  et  dans  lesquels  le  contenu  simule  plus  ou  moins  un  noyau 
et  des  granulations.  Ce  sont  aussi  certaines  des  gouttes  sarco- 
diques  produites  pendant  l'altération  des  éléments  analomiques. 
(Voy.  p.  564.) 


CHAPITRE  II 


De  l'enelyee  spectrale  microscopiqiie 

1005.  L’intervention  du  microscope  dans  l’analyse  spectrale  (voy. 
page  091)  devient  nécessaire  toutes  les  fois  qu’on  vent  observer  le 
spectre  que  donnent  des  objets  trop  petits  pour  occuper  toute  la 
largeur  de  la  fente  du  spectroscope.  L’emploi  du  microscope  dans 
ces  circonstances  ne  peut  jamais  exempter  de  recourir  à l’usage  du 
spectroscope  lui-méme. 

1004.  Il  existe  deux  manières  de  voirsous  le  microscope  rinduence 
exercée  sur  les  divers  rayons  du  spectre  lumineux  par  les  corps  qui 
se  trouvent  dans  les  conditions  que  nous  venons  de  signaler.  Dans 
l’une  on  grandit  l’objet  comme  à l'ordinaire  et  on  l’éclaire  avec  la 
lumière  dont  on  se  sert  habituellement,  puis  c’est  au-dessus,  à la 
place  de  l'oculaire  qu’on  dispose  le  prisme  destiné  à décomposer  la 
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lumière  en  ses  divers  rayons  formantle  speclre.  Dans  l’autre,  le  spectre 
lumineux,  produit  comme  à l'ordinaire, 
est  projeté  sur  le  miroir  qui  le  rédcchit 
sur  l’objet,  tous  deux  sont  alors  grandis 
par  l'objectifet  l’oculaire  du  microscope. 

Bien  que  la  plus  récemment  ima- 
ginée (1865),  celle  qui  est  le  plus 
employée,  repose  sur  l’usage  d'un  ap- 
pareil consistant  en  un  microscope  or- 
dinaire dont  l'oculaiie  est  remplacé  par 
un  speclroscope  à vision  rfirecte.  Après  lui 
avoir  fait  subir  plusieurs  modilications, 

Sorby  et  J.  Browing  donnèrent  à leur 
spectroscope  oculaire  la  disposition  re- 
présentée ici  (fig.  297).  Huggins  fit  con- 
struire également  un  instrument  sem- 
blable *,  Fig.  297.  — Oculaire  à spectre  de 

On  sait  qu'on  désigne  sous  le  nom  de  ï^e^rrÏJigeZnt'pour'pŒ 
spectroscopes  à vision  directe  des  spec-  <len  spectres  de  coinparaison 
troscopes  essentiellement  constitués  par  (<' pi  *-  ? 
plusieurs  prismes  de  substances  différentes,  accolés  les  uns  aux 
autres.  Chaque  prisme  ayant  un  pouvoir  réfringent  différent,  on 
arrive  par  leur  association  à compenser  la  déviation  que  chacun 
en  particulier  ferait  subir  aux  rayons  lumineux,  tout  en  laissant 
la  dispersion  se  produire.  Cette  disposition  des  prisities  réfringents 
imaginée  et  cotistruite  autrefois  par  Amici,  s’est  trouvée  remar- 
quablement applicable  aux  études  spectroscopiques. 

1005.  La  figure  297  montre  les  parties  les  plus  importantes 
de  l’appareil  de  Sorby.  C’est  un  oculaire,  adapté  au  tube  du 
microscope,  dont  la  lentille  supérieure  (c)  a été  rendue  achroma- 
tique. Au  point  focal  de  cette  lentille  (d) 
est  fixée  l’étroite  rainure  dont  la  figure  298 
donne  le  plan  horizontal,  et  qui  peut  s'élar- 
gir ou  se  rétrécir  en  tournant  le  bouton  de 
la  vis  (a*).  Un  petit  prisme  rectangulaire  (c) 
est  fixé  de  façon  à s’étendre  sur  une  moitié 
environ  de  la  rainure  et  à réfléchir  la  lu-  Disposmon  |>ou' 

mière  qui  vient  par  une  ouverture  en  f largeur  du  spetirc  (d'a 
de  la  pièce  attachée  au  côté  de  l’oculaire,  “**'**• 

* Hu^rgins,  Tramactiom  ofthe  Microscopicat  Society.  iO  may  I8C5. 
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comme  oii  le  voit  dans  la  figure  298.  1,’aulre  moitié  de  la  rainure 
transmet  la  lumière  traversant  le  corps  principal  du  microscope 
par  l’ofijecl if  ordinaire.  Quand  tout  est  convenablement  disposé  et 
éclau'é,  en  regardant  par  la  lenlillo  (C)on  peut  voir  une  étroite  ligne 
de  lumière,  dont  une  moitié  a traversé  un  ohjeetit' placé  sur  la  pièce 
du  microscope  et  l’antre  moitié  a traversé  tout  autre  obj'  Ctif  placé 
du  côté  attaché  à l’oculaire et  si  le  prisme  (e)  a été  convenable- 
ment disposé,  ces  deux  parties  se  montreront  parfaitement  conti- 
nues, sans  interruption  à leur  jonction;  mais  s'il  n’a  pas  été  bien 
adapté,  li  ligne  parait  brisée  et  donnerait  de  faux  résultats  si 
les  spectres  étaient  comparés.  On  doit  donc  faire  en  sorte  que 
l’adaptation  soit  exacte,  hc  prisme  analyseur  {ub)  est  composé 
et  s'appliipie  sur  l’oc.iilaire  comme  un  chapeau  long.  Il  eonsisle  en 
deux  prismes  rectangulaires  de  llint-glass,  corrigés  pour  la  réfrac- 
tion par  un  prisme  rectangulaire  de  crown-glass,  et  deux  autres 
sous  des  angles  d’environ  75".  Celle  combinaison  produit  um>  vi- 
sion directe,  et  une  somme  de  dispersion  admirablenicnl  appro- 
priée au  résultat  pour  lequel  cet  instruincnl  est  employé.  11  snflit 
en  effet  pour  diviser  toutes  les  bandes  d’absorption  qu’on  voit  dans 
les  solides  et  les  liquides  colorés,  et  la  division  n’est  pas  assez  con- 
sidérable pour  les  répandre  sur  un  trop  large  espace  ni  pour  les 
rendre  irés-obsenres,  comme  cela  a lieu  quand  la  dispersion  est 
grande.  Comme  la  Inmiére  qui  passe  par  l’ouverture  en /"ne  se 
répand  pas  sur  la  même  surface  que  celle  qui  passe  par  l’objeclil, 
elle  serait  beaucoup  trop  brillante  si  elle  n’était  modifiée  à l’aide 
'd’un  petit  couvercle  qui  s’ouvi'e  et  se  ferme  avec  une  vis.  l'ans  tous 
les  cas  il  peut  être  aisément  ajusté,  de  façon  que  la  lumière  venant 
des  deux  sources  soit  égale  ou  qu’on  puisse  la  rendre  variable  pour 
quelque  résultat  spécial.  On  voit  aussi  dans  la  figure  298  un  méca- 
nisme qui  permet  de  limiter  la  longueur  de  la  rainure,  de  sorte 
que  quand  on  examine  de  très-petits  objets,  il  ne  passe  de  lumière 
que  celle  qui  vient  de  ceux-c.i.  (Ueale,  Ilow  lo  worK  wiüi  Üte 
Microscope,  London,  1868,  in-8“,  p.  218-228.) 

1006.  L’autre  procédé  que  nous  avons  à décrire  est  le  premier 
.imaginé,  celui  de  G.  Valentin  {Drr  Gebrauch  des  Speciroscopes  zu 
physiologischeii  titul  aerUlieben  Zweeken,  1805),  qui  recommande 
de  disposer  le  spectroscope  de  façon  A recevoir  le  spectre  sur  le 
miroir  réHecteur.  Il  recommande  même  d’interposer  une  lentille 
convergente  entre  le  réflecteur  et  le  porte-objet,  modification  pro- 
posée encore  par  Slricker  dernièrement. 
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Afin  de  proléger  le  specire  sur  le  porte-objet  du  inieroscope, 
Preyer  (1866)  commençait  par  relirer  la  lunette  du  spectroscope 
ordinaire,  puis  il  disposait  son  microscope  près  du  prisme,  d'‘  façon 
à ivcevoir  le  spectre  sur  le  miroir.  Il  avait  soin  d’ailleurs  d'exclure 
le  mieux  possible  toute  lumière  étrangère,  l'ji  inclinant  de  plus  en 
plus  le  miroir,  il  pouvait  faire  tomber  successivement  les  diverses 
régions  du  spectre  sur  le  porte-objet  et  par  suite  sur  l’objet  à exa- 
miner. Preyer  put  s’assurer  de  celte  façon  que  les  globules  du 
sang  al)sorbai'-nt  les  radiations  lumineuses  absolument  comme  le 
faisait  leur  matière  colorante.  Quand  les  globules  étaient  vus  dans 
la  portion  du  specire  comprise  entre  les  lignes  D et  Ede  Erauen- 
liofer,  ils  donnaient  les  deux  bandes  d’absorption  de  leur  matière 
colorante. 

En  1868,  Stricker  perfectionna  ce  procédé,  en  employant  une 
lentille  convergente  placée  entre  le  miroir  et  le  porte-objet  du  mi- 
croscope. L’emploi  de  la  Icniille  interposée  augmente  l’éclairage 
de  l’appareil,  et  sans  cela  on  ne  peut  faire  d’observations  à un  gros- 
sissement puissant.  .Nous  avons  déjà  vu  l’nsage  de  ce  condensateur 
indiqué  par  Ainici.  (Voy.  page  4:22,  g 578.)  Il  doit  être  placé  à une 
distance  du  purte-objet  sensiblement  égale  à sa  distance  focale.  De 
cette  façon,  les  radiations  qui,  .après  avoir  été  dispersée.s  par  le 
prisme  du  spectroscope,  ont  une  direction  divergente  peu  éloignée 
du  parallélisme,  sont  rélléchies  par  le  miroir  du  microscope  on 
conservant  c.bacune  leur  direction  ivlative,  puis  sont  réunies  par 
la  lentille  convergente  en  une  image  très-petite,  qui  se  forme  très- 
près  du  foyer  de  cette  lentille.  On  obtient  ainsi  un  specire  micro- 
sernpique  sur  le  porte-objet  du  microscope.  On  peut  alors  obsoi  ver 
au  microscope,  simultanément,  et  l’objet  en  expérience  et  le  spectre 
microscopique  qui  vient  se  projeter  sur  lui.  Lorsqu’on  projette  un 
specire  sui' un  pareil  instrument,  il  est  donc  toujours  facile  de  le 
recevoir  sur  la  lentille  plan  convexe,  et  de  placer  ensuite  celle-ci 
dans  une  position  convenable  pour  obtenir  une  image  du  spectre 
dans  le  plan  de  l’objet  mici'oscopique. 

Les  observations  miciospeclroscopiqucs  entreprises  de  la  manière 
que  nous  venons  d'indiquer,  ne  sont  pas  d’une  exécution  facile. 
Outre  (|u’il  faut  clierclier  en  tâtonnant  la  position  respective  qu’il  con- 
vient de  donner  au  spectroscope  et  au  microscope,  il  est  encore  néces- 
saire d'opérei'  dans  une  chambre  obscure,  afin  d’èvitcrtout  mélange 
de  lumière  blanche.  Enfin,  même  avec  l'emploi  de  la  lenlilleconver- 
gente,  l’éclairage  du  microscope  laisse  encore  à désirer. 
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iOÜ7.  Supposons  maintenant  qu’il  s'agisse  d’étudier  unegoutte  de 
sang  au  microspectroscope.  On  commence  par  examiner  cette  goutte 
sous  le  microscope,  avec  un  grossissement  quelconque,  selon  les 
procédés  habituels.  Uuand  le  microscope  donne  une  image  nette, 
on  retire  l’oculaire  et  on  le  remplace  par  le  spectroscope  oculaire 
qui  vient  d'être  décrit. 

Dans  le  microscope  ordinaire,  l’œil  regarde,  à travers  ïoculaire, 
l'image  réelle,  agrandie  et  renversée  d’un  objet  microscopique, 
formée  par  une  première  lentille  convergente,  Vobjcctif.  Dans  le 
spectroscope  ordinaire,  ou  dans  celui  à vision  directe,  nous  regar- 
dons à travers  un  prisme  les  rayons  qui  ont  traversé  la  fente  et  qui 
sont  amenés  au  parallélisme  par  une  lentille  convergente  placée  au 
foyer  de  cette  fente.  I.e  spectroscope  ne  nous  permet  pas  d’appré- 
cier la  forme  de  l'objet  ; nous  ne  voyons  avec  cet  instrument  que 
la  lumière  provenant  de  l’objet  lui-même,  ou  modifiée  par  lui  et 
dispersée  ensuite  par  le  prisme. 

Si  maintenant  nous  combinons  le  microscope  avec  le  speclro- 
scope,  en  mettant  celui-ci  à la  place  de  l’oculaire,  il  est  bien  évi- 
dent que  nous  ne  pourrons  voir  l’image  de  l’objet  examiné.  Dans 
ce  cas,  comme  avec  le  spectroscope  simple,  nous  ne  verrons  qu’un 
spectre. 

Lorsqu’on  examine  une  membrane  transparente,  la  membrane 
inleniigitale  des  grenouilles,  par  exemple,  le  spectre  observé  a son 
plus  haut  degré  de  netteté  lorsqu’il  parait  strié.  Des  stries  sembla- 
bles s’observent  aussi  lorsque  des  grains  de  poussière  se  sont  dé- 
posés sur  les  bords  de  la  fente,  ou  lorsqu’on  applique  devant  elle 
un  mince  tissu,  comme  du  papier  de  soie.  {Victor  Fumouze.) 

L’apparition  de  ces  stries  sur  le  spectre  observé  au  microspec- 
troscope indique  donc  que  l’objet  examiné  n’a  pas  une  épaisseur 
partout  égale,  qu’en  certains  endroits  il  intercepte  le  passage  de  la 
lumière.  Or,  ici,  ce  n’est  pas  l'objet  lui -même  qui  est  observé  avec 
le  spectroscope  oculaire,  mais  son  image,  et  comme,  en  d’autres 
circonstances,  les  stries  se  montrent  toujours  avec  le  plus  de  net- 
teté lorsque  les  opacités  de  l’objet  ou  les  grains  de  poussières  qui 
les  produisent  sont  placés  sur  la  fente  même,  on  est  averli  parce 
fait  que  l’image  se  trouve  elle-même  sur  le  plan  de  la  fente  du  spec- 
troscope oculaire. 

La  première  condition  pour  qu’un  objet  microscopique  examiné 
de  cette  façon  donne  un  spectre,  c’est  donc  que  l'image  formée  par 
l’objectif  du  microscope  ait  la  même  largeu  oue  la  fente  du  spec- 
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Iroscope-oculaire  (fig.  298).  De  telle  sorte,  par  exemple,  que  si  l'on 
donne  à cette  fente  l'ouverture  déjà  exagérée  de  un  quart  de  milli- 
mètre, un  objet  microscopique  n'ayaut  que  un  quarantième  de 
millimétré  de  largeur  fournira,  avec  un  objectif  grossissant  seule- 
ment dix  fois,  une  image  réelle  et  renversée  ayant  précisément  un 
quart  de  millimètre  de  diamètre,  c’est-à-dire  la  largeur  de  la  fente. 

On  voit  ici  combien  ce  système  de  microspectroscopie  est  simple 
et  préférable  à celui  que  nous  avons  indiqué  page  lOOo,  lorsqu'on 
veut  observer  le  spectre  d'objets  trop  petits  pour  occuper  toute  la 
largeur  de  la  fente  du  spectroscope. 

Trois  cas  principaux  peuvent  se  présenter  au  point  de  vue  de 
l'étude  du  sang,  par  exemple:  1°  lorsque  la  quantité  de  sang  à exa- 
miner est  tellement  petite  qu'elle  ne  peut  être  observée  au  spectru- 
scope  ordinaire,  cas  se  présentant  souvent  en  médecine  légale  ; 
2“  lorsqu'on  veut  voir  l'action  de  la  lumière  sur  les  globules  rouges 
du  sang  modifiés  ou  non  par  les  agents  chimiques  ; 3*  lorsqu'on 
veut  observer  le  spectre  du  sang  sur  les  capillaires  sillonnant  les 
parties  transparentes  du  corps  des  animaux  vivants. 

1008.  L’examen  des  liquides  en  général  à l'aide  du  microspectro- 
scope  n'exige  guère  de  précautions  particulières. Si  le  Iluidecoloré  est 
suffisamment  concentré,  il  suffit  d'en  placer  une  ou  plusieurs  gouttes 
sur  un  porte-objet  plat  ou  à dépression  centrale.  Mais,  dans  le  cas 
où  la  substance  colorée  se  trouve  en  très-petite  quantité  datis  le  li- 
quide, il  faut  augmenter  l'épaisseur  de  la  couche  observée.  On  par- 
vient à ce  résultat  en  examinant  le  fluide  dans  des  tubes  de  diffé- 
rentes longueurs,  placés  verticalement  ou  horizontalement  sur  la 
platine  du  microspectroscope  et  examinés  sous  un  objectif  faible 
(n”*0à  2)  sans  qu'il  y ait  nécessité  d'une  exacte  mise  au  point. 
Nous  savons  en  effet  que  ce  n'est  pas  comme  éléments  anato- 
miques, tissus,  cristaux,  ou  toute  autre  partie  ayant  une  forme 
déterminée  que  les  corps  agissent  sur  telle  ou  telle  des  diverses 
couleurs  du  spectre,  mais  en  raison  de  leur  état  moléculaire  spé- 
cifique, chimiquement  parlant. 

Un  constatera  ainsi  par  exemple  que  le  sang  arlérialisé  {hémoglo- 
bine oxygénée)  donne  un  spectre  caractérisé  par  deux  bandes 
d'absorptions  entre  D cl  E disparaissant  par  l'action  des  agents  ré- 
ducteurs (fig.  299)  et  remplacées  alors  par  une  large  bande  obscure 
entre  D cl  E avecle  minimum  d’absorption  dans  la  partie  rouge 
du  spectre.  (Hoppe-Seylcr,  1862  ;.''tokes,  1864.) 

La  matière  colorante  de  l’urine  {urobiline  de  Jaffe)  présente  dans 
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la  partie  verle  iln  spectre  solaire  une  bande  d'absorption  très- 
nette  placée  enlre  les  raies  b et  F de  Fraiienbofer,  et  ainsi  des 
antres. 

1009.  l'onimc  on  l'a  déjè  vu  (p.  991)  les  moyens  concernant  la 
DanJcs  <I'ul>süiptiun  |>iudui(es  par  iJivcr»es  substances. 


A.  Spectre  inürllni  de  nombi'ciiscà  couleurs  roses. 


n.  tlaiiip^clie  uvoc  bicarbonate  d'ammoniaque. 


C.  Bois  du  Divsil  avec  bi<‘arl>onatc  d'ammoniaque, 
b.  Sang  frais. 

E.  Itaciuc  d'orcanette  dans  l'alun. 


F.  Il(‘maline  tlrsoxydêe  d'une  lâche  de  sang  TÎeille  de 
liens  ans  (d'après  Beale). 

m.nnière  d isoler  011  de  concenlrer  les  liquides  colorés  t.d  que  le 
sang  des  divers  animaux,  sa  matière  colorante  prise  dans  le  liquide 
frais  ou  dans  des  taches  soumises  à l'analyse  médico-légales, 
ou  les  sêi'esités , la  bile,  l'urine  et  d'autres  humeurs  encore, 
tous  ces  procédés  disons-nous  n'ont  plus  de  rapport  avec  l’emploi 
du  microscope  lui-méme.  Ce  sont  des  procédés  physiques  et  clii- 
miqncs  dont  la  description  faite  ici  ne  pourrait  empêcher  ceux 
ijtii  voiidiaienl  les  iiielire  eu  pratique  de  recourir  aux  ouvrages 
sjiéciaux  qui  traitent  de  la  speelroscopic  propremenl  dite. 

Il  faut  donc  s'airéter  aux  indications  qui  précédent  et  renvoyer 
aux  travaux  des  auteurs  cités  ])lus  liant,  tel  que  celui  de  M.  V.  Fu- 
iiioiize  (les  Spectres  d' absorption,  l'aris,  1870),  ainsi  qu’à  l'impor- 
lanl  Iteitort  uf  tlie  medical  officer  of  tlie  pririj  Council  (London , 
iii-8'',  J8fi9)  par  le  doclciir  'fhndichnm,  les  observateurs  qui  vou- 
draient se  livrer  spécialement  aux  études  de  cet  ordre. 
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addenda  et  corrigenda 


I‘.  95,  avant-dernière  ligne,  au  lieu  de  : le  foyer  F,  /ij«  : le  foyer  virtuel  K 
tandis  que  Cg.  24  en  F on  a le  foyer  réel  des  rayons  LL  réfractés  par  la  lentille 
ABCD. 

1'.  I'i5,  A l'eiplicalion  de  l.i  ligure,  3*  ligne  en  comptant  de  la  dernière,  au 
lieu  de  : planche  précédenle,  litd  : planche  III. 

1'.  141,  ligne  2Ü,  au  lieu  de  : cintré,  liiez  : centré. 

I’.  177,  au  titre  courant  et  pattim  au  lieu  de  : aplanalique,  lisez  : aplané. 
tique. 

I*.  299,  à la  5’  ligne  en  coniptaiit  d'en  bas,  ajoutez  : L'acide  clilorhy- 
dri(|ue  concentré  auifuel  on  ajoute  uit  peu  d'eau  pour  le  rendre  moins  fumant 
attaque  la  trame  du  rem  et  permet  ensuite  d'en  isoler  aisément  les  tubes  (llenle) 
Il  agit  de  même  sur  la  trame  de  l'ovaire,  de  manière  à faciliter  l’isolement  de 
scs  tubes  sur  les  embryons  et  les  ovisacs  (Palomcque).  Ces  tissus  doivent  avoir 
séjourné  douze  a vingt-quatre  heures  dans  l’acide  avant  d’être  préparés. 

P.  333.  ligne  18',  au  lieu  de  : caduques,  lisez  : caducs. 

P.  533,  ligne  9*.  au  lieu  de  : chaires,  lisez  .;  chaînes. 

P.  571,  lignes  lU*  et  ‘24',  au  lieu  de  : héinato'idinc,  lisez  : bémine. 

P.  C33,  dernière  ligne,  au  lieu  de  ; 166  et  108,  lisez  : 168  et  170. 

P.  636,  dernière  ligne,  au  lieu  de  : fig.  168,  lisez  : Hg.  170. 

P.  637,  au  titre  du  milieu  de  la  page  ajoutez  : Aar.  VI. 

P.  660,  au  titre,  au  lieu  de  .lav.  VI,  mettez  : Aav.  VII,  et  ainsi  des  autres  aui  ar- 
ticles suivants  de  ce  chapitre. 


G.  itoBi.v.  Iticroscope. 
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PLANCHE  PREMIÈRE. 

Kic.  I.  Forme  des  seringues  à main  pour  injections  fines.  — n Corps  de  la 
seringue.  — h Porte-canule  conique  qui  le  termine,  conlinn  avec  l'cxtrêinilc 
an'ondie  et  nue  du  corps  b'.  — c Omlle  à 8 pans,  destinée  à retenir  la  seringue 
avec  Ic.s  doigts  pendant  la  pression.  Elle  est  portée  par  la  virole  qui  ferme  lu 
seringue  en  haut,  ou  par  le  haut  du  corps  de  la  seringue.  — ce  Autre  oreille  cir- 
culaire ou  à pans,  dcslincc  û retenir  les  doigts  en  scn.s  inverse  quand  on  l'emplit 
1.1  seringue  d’une  seule  main.  — d Manche  du  piston,  — f Anneau  du  piston  des- 
tiné à recevoir  le  pouce. 

Fie.  II.  Piston  sé|«ré  pour  montrer  nn  les  2 pièces  du  paraeliule  en  cuir  qu'ou 
relève  à volonté  pour  maintenir  l’occlusion  hermétique  du  coiqis  de  seringue. 

Ftc.  III.  Coupe  du  piston,  montrant  la  manière  dont  ces  deux  pièces  de  cuir  aa 
sont  fixées  par  les  deux  pièces  solides  en  cuivre  ce  et  ce  qui  coinposml  la  char- 
pente du  piston. 

Fie.  IV.  Forme  d’une  canule  de  moyen  volume  pour  injections  fines.  — a Corps 
de  la  canule  légèrement  conique,  destine  à s’adapter  sur  le  porte-canule  lig.  I) 
par  frollcraent.  — 6 Tube  cylindrique  destiné  à éli*e  iiUi-oduit  dans  le  vaisseau. 
— O Oreille  destinée  à fixer  la  canule  au  vaisseau  en  ramenant  sur  elle  le  fil  qui 
lie  le  vaisseau  sur  le  tube  6.  — c ïlouchon  qui  sert  à cmp«’cbcr  de  s‘écha)ipcr  le 
liquide  dont  on  remplit  la  canule  avant  l'injeclion  et  avant  de  la  fixer  au  vaisseau, 
afin  que  Pair  ne  pénètre  pas. 

Fie.  V.  Canule  fine  sans  oreille;  même  significalion  dca  et  b. 

Fig  VI.  rtobinet  destiné  A se  fixer  le  porte-canule  6 (lig.  I),  à simple  fiviltc- 
ment.  et  à recevoir  les  canules  de  la  même  manière  parson  autre  extrémité. 

11  n’y  a pas  de  ligure  VII. 

Fie.  VllI.  Aiguille  à dissection  et  dilacération  de  LebiMt,  courbe. 

Fie.  IX.  Même  aiguille,  droite.  H en  faut  une  paire  de  cliaquc. 

Fio.  X.  Microlome  de  Strauss,  pour  dissection  au  microscope. 

Mo.  XI.  Forte-loupe  de  Strauj^  modifié.  — i»  cl  c Peut  tiges  de  cuivre  .sup- 
portées sur  un  pied  plat,  carre,  de  même  métal.  — gdh  Tige  horizontale  du 
porte-loupe,  jouant  autour  du  genou  /que  porte  la  lige  c.  — ^ Anneau  qui  glisse 
à volonté  sur  la  tige  b.  On  rend  le  glissement  plus  facile  et  plus  régulier  en  fai- 
sant celte  lige  en  bronze.  — e Articulation  fine  destinée  à permettre  de  démonter 
appareil.  — d Articulations  facilitant  les  mouvements  de  la  tige.  — h Foric- 
oupc  disposé  en  porte-crayon  à coulisse. 

Vtii.  XII.  Forte-doublet  jiouvanl  être  substitué  à la  cou]>c  en  h,  fig.  II. 
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PLANCHE  DEUXIÈME. 

Eu,.  1.  Loupe  appelée  demi-boulc  ou  coiiceniraleur,  dcslinée  à coiicenlrcr  la 
hiiüiêt’c  (lu  jour  du  soleil  sur  les  objets  qu’on  dissèque.  — a Le  pied.  — h ArU- 
cuUitions  de  la  liffo  ou  support.  — c La  loupe  dans  sa  moulure. 

Kio.  II.  Microscope  simple  à dis.seclion  ou  à doublet.  — aa  Le  pied.  — h Le 
tam)H)iir.  — m Miroir  réflecteur  qu'il  renferme.  — cc  platine  percée  d'uii  trou 
au  centre  pour  laisser  passer  la  lumit*re.  — dtl  iVliis  tubes  désiinés  h recevoir 
les  clievalcls  vc  [>our  fixer  les  bassinets  sur  b platine.  — /'Oreille  de  la  platine 
portant  la  tige  verticale  c qui  glisse  dans  le  tube  g au  uioyen  du  pignon  A.  — 
k Tube  dans  lequel  glisse  horizontalement  le  cylindre  l au  moyen  du  pignon  «.  — 
— y>  portc-doublel.  — o doublet. 

Kio.  III.  Petit  corps  «le  microscope  rx  pouvant  se  visser  sur  le  porte-doublet 
/>.  — X l’objectif.  — r corps  du  microscope. 

Fie.  IV,  Coupe  d'un  doublet  montrant  : (ta  Le  tube  qui  porte  le  verre  infé- 
rieur. — bb  Pièce  évasée  supérieurement,  vissée  sur  aa  cl  portant  le  verre  supé- 
rieur, plus  le  diapiiragmc  cc*. 


PLANCHE  TROISIÈME. 

Kiü.  1.  Microscope  à dissection  à prismes  redresseurs  de  M.  Kachet.  — g Pie<! 
polyjional.  formé  d'une  plaque  de  cuivre.  — A Tige  ou  support  du  microscope. 
— k Branche  horizontale  terminée  par  un  tube  ou  large  anneau  irr.  dans  lequel 
glisse  un  tube  t\  au  moyen  d’une  crémaillère  m,  mise  en  mouvement  par  un  pignon 
M.  — oo  Corps  du  microscope  qu’on  entre  et  sort  à volonté  du  tube  i,  dans 
lequel  il  glis>c  à fi*ottement  doux  — h Prisme  incliné  remplaçant  le  verre  de 
l’œil  de  l’oculaire,  contenu  dans  un  cylindre  creux  noirci,  — x objectif  vissé  au 
bas  du  corps. 

Fig.  II  cl  lll.  Théorie  du  microscope  à dissection  dans  une  coupe  de  la  partie 
mécanique . — a Prisme  infcTieur  placé  au-dessus  du  premier  diaphragme  DI)  e. 
indiquant  la  marche  des  rayons  lumineux  partant  de  l’objectif  a:.  — Cc  prisme 
redresse  dans  un  sens  l’image  renversée  par  Tobjeclif,  ainsi  que  lo  montrent  les 
petites  flcch'  S et  le,«  figures  représentées  de  proül.  — rr  Verre  de  champ  de  l’ocu- 
laire.— hb  Prisme  supérieur  remplaçant  le  verre  do  FœH  do  l'ocnlaire.  — dâ  Dia- 
phragme de  Foculairo  arrêtant  les  rayons  trop  divergenis.  — d'd'  Point  de  la 
grande  face  du  prisme  supérienr  hb,  sur  lequel  frappent  les  rayons  lumineux, 
qui  vont  réfléchir  dans  l'œil  pincé  en  oo,  après  que  l’image  a été  redressée,  dans 
le  second  sens,  par  le  prisme  hb.  ainsi  que  le  montre  le  profil.  — ef  Image 
yirtiiclie  théorique  de  la  flèche  placée  au-dc.'^.sous  de  l’ohjcctif  .r,  telle  qu’elle  est 
après  avoir  été  grossie  et  redressée,  puis  reportée  par  les  centres  nerveux  à une 
certaine  distance,  variable  avec  les  divcr.s  grossissements,  maisqui  n’est  pa-^ccllc 
«le  la  vision  distincte,  contrairement  à ce  que  disiml  les  traités  de  physique  et  les 
manuels  du  micrrscope. 
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A 

Acariens.  ttuJe  miciostopiiinc,  7ô4. 

Achanlomètrcs,  791- 

Achroma Usine  (les  lentilles,  97. 

— (le  l’oculiiirc,  135. 

— cl  pénétration  des  len- 
lillesobjectives  du  niicroscoi>e appriv 
clés  à l’aide  des  test-objets,  511. 

Acide  acétiijuc,  son  emploi  en  histolo- 
gie , Ï84  ; — acéli(|(ic  einplnyi- 

comme  isolant  et  comme  altérant, 
•d89.  — anitii|ue  ou  nitrique.  i90  ; — 
chlorliydriqiie.  989;  — suirmique, 
292;  — osmi(|ue  on  liy|verosniiqne  , 
293;  — borique,  oxalique,  lartriqne. 
formique,  phéniqne,  999;  — cbi*onii- 
(|ue,  297  ; picrique  322. 

Acide  acétique,  son  emploi  pour  l'é- 
tude des  miuiueuses,  t8;8. 

Acide  chi-omique,  son  emploi  (lour  la 
préparalion  des  lerminaisims  ner- 
veuse , 631  ; — pour  la  préparation 
du  tissu  cérébro-spinal,  t)35. 

Acide  osmique  ou  hyperosmique,  293; 
— son  emploi  pour  préparalion  des 
terminaisons  nerveuses,  t’»33. 

Acide  nri(iue  {Dépôts  d’),  ti'lO. 

Acicules,  78  . 

Actino/ihrys  tenuipes,  789. 

Adipeux  (Tissu),  préparalion  du  — 023. 

Ægiria,  805. 

.f.giria  olica,  A.  legunifii,  800. 

Aéroscopie  micrographique,  821. 

Agents  chimiques  employés  pour  l'é- 
tude des  objets  microscopiques,  208. 

Agents  essenliellemcnt  c(doranls.  310. 

Agents  employés  pour  la  conservation 
des  préparations,  303. 

Aiguillesà  injections,  21,  71. 

Aiguilles  à dissection,  233. 

Alcool  employé  pour  durcir  les  pièces 
tant  normales  que  patliulogi'!ues,281 . 


Alcool  creosolé  de  Tbwailcs,  371  832. 

Alcool  mélhyliquc,  283. 

AliTonclles.  7s  l. 

Aleurone,  841. 

Algues  en  général  (l‘ré|>araiiim  des) 
919;  — malacopbycé’es , 921:  — 
diatomées,  930;  — parasites,  925. 

Aliitiin  ntlorttm.  Coupe  longitudinale 
d'un  ovule  de  1'  — . 857. 

Altération  ib's  éléments  analomi(|ues 
avec  exsudation  muqueuse.  363. 

Ainimita  hulhosa , son  hyménium  et 
ses  spores,  903. 

Ambnlatoriécs  [Algues),  942, 

Amibes.  305,  788,  789. 

Amibiens,  790. 

Amihoïdes  [Mouvements},  365. 

Amidon.  Deux  cellules  contenant  des 
graines  prises  dans  uti  tubercule  de 
pomme  de  terre.  532. 

Amidon,  842  ; — d'une  pommede  terre 
encore  jeune,  843  ; — des  cellules 
du  placenta  d'un  jeune  fruit  du 
Lycopcrsicum  csculcnlum,  843. 

Ammoniaque  liquide  employée  comme 
moyen  d'étude,  307. 

Amphilcptus,  818.1. 

Amylobacler,  933. 

Amyloïdes  (Corps),  040. 

An.alyse  anatomique  à l’aide  du  mi- 
croscope, 514,  5.'.2;  — chimique  ai- 
dée du  microscope,  991. 

Analyse  spectrale  sous  le  microscope, 

1002. 

Anatomie  et  physiologie  animales,  731  ; 
végétales.  (Knqdoi  du  microscope  en) 
— 827. 

Androsports  ou  /oospores,  860. 

Angle  d’onverlnre  (les  objectifs,  182. 

Angle  sous-tendu  par  l'image  des  ol»- 
jets,  206, 

Animaux  et  végétaux  microscopi((ues 
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sci  vaiit  à juger  la  valeur  compara- 
tive fies  objecUfs,  .’>4I. 

Animaux  microscopi([ue.s.  Emploi  du 
microscope  dans  l’étude  des  — . 749. 

Animaux  arliculés  et  annelés,  750. 

Anneaux  et  sup|Hirls  permeltanl  d’exa- 
miner une  préparation  alternalive- 
nient  sous  les  deux  faces,  215. 

Anneau  ou  cercle  oculaire  ou  de  Rams- 
den,  185. 

Antliéridies , 800  ; — des  fougères, 
897  ; — des  champignons,  9 If  et 
«70. 

Anthérozoïdes.  8G0  ; — des  fougères, 
897  ; — des  algues.  521 . 

Aplanétique,  lentilles  et  points  focaux, 
177. 

Appareils  à pression  continue  pour  in- 
jections, 12;  — à injections  mercu- 
rielles, 15  ; — binoculaires  à dissec- 
tion, 107. 

Appareils  ou  instruments  à faire  les 
coupes  ou  tranches  minces  microsco- 
piques. 216. 

Appareil  lilamentaire.  857,  880, 

Aranéides.  Examen  des  préparations  d' 
— , 703. 

Arcrlta  i>atem,  789. 

Arcelles,  7u0. 

Archégoncs,  leur  piéparation,  897 

Aristoloche.  Cellule  du  ti.ssu  d une  — 
contenant  une  masse  d'oxalate  de 
chaux,  841. 

Arittolochia  cymbifera.  Coupe  trans- 
versale de  quelques  cellules  à parois 
épais.ses  prises  sur  une  — 8 19. 

.Ai'séniale  de  potasse  pour  conserver  les 
cellules  nerveuses.  377. 

Articulés  (Animaux),  étude  microsco- 
pique des  — 7.5Ü,  751. 

Ascaride  lombricoïde  (Ovule  d’)  — ex- 
fiiilsé  avec  les  fèces,  099. 

Aspect  cellulaire  des  minéraux,  801, 
999  et  1001. 

Asphoflelus  fiUuloxiis,  cellules  de  son 
albumen,  847. 

Asi>ergillui,  leur  préparation,  908. 

Atpltnium,  sa  spore  germée,  896. 

Azotate  d’argent  employé  comme 
moyen  d'étude,  309. 

Azotate  d’uranium  employé  pour  étu- 
dier les  glandes  lymphatiques.  311. 

Azotate  de  chaux  pour  la  fibre  muscu- 
laire, 3Ï7. 


Bactérie,  Bactéridie,  Bacterium,  926, 
929.  Voy.  Leplothrix. 

Balsaminn  hortensis.  Coupe  longitudi- 
nale d'une  portion  de  tige  de  — , 
853. 

Bandes  porte-objets,  223. 

Baquets  à di.ssection,  257. 

Basiiie  des  champignons,  905. 

Benzine,  379. 

Bichromate  ou  chromate  rouge  de  po- 
tasse, 30-1. 

Bile.  Préparation  de  la  — , ,583. 

Bilirubine,  .384  et  995. 

Blanc  d’œuf,  27,3.  — Préparation  du 

7yO 

liodo  rirùlis,  813. 

Bœuf,  fragment  de  tissu  élastique  du 
— . C3t). 

Boites  pour  les  préparations,  386. 

Braebions,  772. 

Brueelles.  250. 

Bulles  d air.  Interprétation  des  aspects 
de  l'image  des  — sous  le  microscope, 
404,  525. 

Biirsariri  drenrn,  803. 

C 

Cacao.  Son  examen,  900. 

Café,  Son  examen,  961. 

Caillols  et  pseudo-membranes.  Prépa- 
ration de  la  fibrine  des  — , 017. 

Calcaires  particules,  524,  530. 

Cambium,  818,  805. 

Capillaires  à une  seule  tunique  avec  les 
noyaux  de  celle-ci  à l'état  normal, 
sansinjection  au  nitiaite  d'argent,  50. 

Capillaire  venant  de  la  partie  rougeil- 
tre  entourant  un  ramollissement  ci>- 
rébral  et  offrant  des  dilatations  pres- 
que toutes  ampullaires,  341, 

Capillaires  chargés  de  granulations 
graisseuses  en  ydaquesou  amas  pris 
sur  le  cadavre  d’un  sujet  ti'ès-Sgé 
633.  — Préparation  des  vaisseaux 
— , 031;  — pris  dans  la  partie  con- 
gestionnée entourant  un  ramollisse- 
ment cérébral  et  portant  des  dilata- 
tions visibles  à l’œil  nu,  635;  — du 
corps  strié  droit  chez  un  homme  de 
soixante-huit  ans,  037. 

Capillaire  du  cerveau  à l’état  granu- 
leux, 612. 

Capillicules,  48. 
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Carchetutm  ejùitÿVis^  797. 

V.apticum  pxeudocaiisicum.  Cellules 
obiemies  du  fruit  du  — 840. 

r.arbonatc  de  potasse  pour  conscr%*er  les 
rellules  nerveuses,  577. 

Carbonate  de  diaux  sur  le  jwrtc-objet, 
524;  — dans  l'uriue,  600. 

Carie  des  graininécs.  973. 

Cartilage  (Préparation  du),  713;  — 
lésions  du  — , 714. 

Cartilage  de  Meckcl,  maxillaire  infé- 
rieur et  anneau  lympanique  diez  un 
embryon  de  deux  mois  et  demi,  730. 

Cellules,  objets  destinés  à limiter  sur 
la  Iwndc  porte-objet  le  jiourtour 
d’une  cavité  que  la  lamelle  mince 
achève  de  clore,  230. 

Cellules  animales,  515. 

Cellules  antipodes,  857,  879.  ' 

Cellules  cérébrales  isolées.  Préparation 
des  — . 640. 

Cellules  cristalligénes,  847. 

CelluU'sartilicielles,  .‘dll. 

Cellules  (Kausses).  1002. 

Cellules  mères  polliniques,  8.57. 

Ollule  multipolaire  du  ganglion  cer- 
vical supérieur  de  l'homme,  isolée 
par  dilacération  graduelle  et  prolon- 
gée, 646. 

Cellules  coniques  de  la  couche  épider- 
mique d’un  pétale  à surface  veloutée, 
862. 

Cellules  urticantes,  784. 

Cellules  végétales.  Matières  contenues 
dans  les  — . 838;  — Types  de  — ou 
éléments  anatomiques  végétaux  , 
847. 

Cellules  ponctuées,  rayées,  etc.,  848. 

Cellules  lilamcntcii.ses,  840. 

Cellules  Hbreuses,  851. 

Cellules  vasculaires,  852. 

Cenangium  Frangular.  Coupe  trans- 
versale d’une  pyenide,  850. 

Ceratinm  coniutiimt  812. 

Cercaria  viridix,  814. 

Orcomonas,  816. 

Wrébro-.'ipinal  (Tissu'.  Préparation  du 

— , 6i7,  724. 

Cerveau.  I^réparation  des  cellules  céré- 
brales isolas  642;  — Capillaire  du 

— à l’état  granuleux,  042. 

Cerveau.  Méthode  de  Lockhart  Clarke 

pour  durcir  le  cerveau  et  préparer 
des  coupe#  minces  du  tissu  cérébro- 
spinal,  655. 


Cerveau  et  tissu  cérébro-spinal  de  l’em- 
l>ryon,  724. 

Chalazes,  723. 

Chambres  chaudes.  258. 

Chambre  claire.  205 

Chambre  claire  de  Nacbet,  500. 

Champ  visuel,  129.  — Sa  disposition 
plane,  181. 

Chambres  ou  cellules  à eau,  à vapeur 
d’eau  ou  bumides  et  à gaz.  tant  froi- 
des que  chaudes,  236;  — humides, 
‘2."7  ; — chaudes,  238. 

Chambres  à gaz,  257. 

Champignons,  leur  sysième  reproduc- 
teur, 901;  — CJiampignons  micro- 
scopiques, 906. — Parasilcs  en  gém^ 
ral,  912.  — Parasites  des  plantes, 
962.  — des  {loinmes  de  terre,  964; 
— des  fruits  et  des  plantes  pourris, 
975;  — des  vers  à soie,  981. 

Chanvre.  Fibres  liWricnnes  du  — .559. 

Ç.hara  Cyralion  intra-cellulaire.  891 . 

Cliarlioii  des  poussières  aériennes, 
550;  — granules  de  — pris  dans  des 
ganglions  bronchiques,  530. 

CitfUdoniwn  majus.  Scs  lalicifères , 
8.55. 

Chnjlctux  eruditus,  7’>6,  766, 

Cheveux  humains,  fragments  dans  les 
poussières.  555. 

Chilodon,  809. 

Chitine.  (Ré'sistance  de  la]  aux  actions 
décomposantes,  750. 

Chlorate  de  (lotasse.  son  emploi  dan.s 
les  recherches  d’anatomie  végétale, 
820. 

Clilorhydrale  d’hématosinc,  9%. 

Chloroforme,  284  ; — employé  dans  15V 
tude  des  tissus  animaux  cl  végétaux 
contenant  des  corps  gras  dont  on 
veut  les  débarrasser,  284. 

Chlorophylle,  835,  810. 

Clilonii*e  de  sodium  employé  comme 
moyen  d’étude,  308; 

Chlomre  de  calcium  et  de  zinc,  309. 

Chlorure  d'or,  son  emploi  dans  les  re- 
cherchc-s  inicroscopiques,  309,  — 
son  emploi  pour  la  préparation  des 
terminaisons  nerveuses,  652. 

Chlorure  de  palladium  appliqué  a l’é- 
tude du  muscle  ci  Maire,  31 4 ; 

Chlorure  mercurique  (Deuio-chlorure 
ou  hichlorure  de  mercure  sublimé), 
316. 

Chlorure  mercurique  (Reuto-chlonirc 
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de  mercure  ou  liiclilorure  de  mer- 
cure, sublimé)  ctclilorurede  sodium, 
575. 

Chlorure  de  zinc  iode,  réactif  pour  les 
reclierclies  d’anatomie  vé^-étalc, 
8i8. 

Cliroraate  neutre  ou  cliromate  jaune  de 
potasse,  305. 

Cichorium  inlyhiis.  Le  grain  de  pollen 
du  — .552. 

Cils  vibralilcs,  7.'i2. 

Ciment  des  cellules  de  caoutcliouc, 
235. 

Ciment  à la  résine  ou  colophane  de  la 
léi'ébentliine  de  Canada,  307. 

Ciments  employés  pour  sceller  les  pré- 
parations, 578;  — ou  mile  des  do- 
reurs, 38Ü;  — blanc  de  Ziepler, 
580; — à la  cire  à cacheter,  .582; 
application  des — autour  des  prépa- 
rations à conserver,  .582. 

Ciment  intcrcellulaire,  Alt!. 

Ciiic/wna  eafi.<ni/a. Coupe  longitudinale 
du  liber  du  — parallèle  à la  direc- 
tion des  rayon-s  médullaires,  800  ; — 

Cinchona  pubesems.  Coupe  longitu- 
dinale, 800. 

Circulation  dans  Icj  méseiilère  de  la 
grenouille,  731;  — dans  la  lan- 
gue de  11  grenouille.  750  ; — 
— dans  le  mésentère  de  la  souris, 
737  ; — du  sang  dans  le  tube  diges- 
tif, les  glandes  et  le  rein,  7i0; 

Circulation  dans  les  cellules  végé- 
tales, 801. 

Ciseau  à manche  et  à bascule,  70. 

Ciseaux  pour  laire  les  préparations  mi- 
cru-copi(|UC8.  255. 

Clinode.  1)05. 

Coction  dans  l’eau  employée  comme 
coagulant  et  durcissant,  326  ; — 
dans  des  liquides  acides,  320. 

Culépiens.  800. 

Coleps  unriiialu*,  801. 

Collections  d’objets  microscopiques. 
551;  — meubles  qui  leur  sont 
destinés.  380. 

Colloïdes  (Tumeurs),  préparation  des 

021. 

Coloration  des  éléments  et  colorants 
(agents),  272,  310,  838. 

Colostrum.  Préparation  du,  581. 

Comparaison  desobjetsmicroscopiques, 
510. 

Compresseurs,  215;  — de  Ross,  244. 
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Conceptacle  des  champignons,  004  — 
— des  lichens,  916. 

Condensateurs  pour  éclairer  les  objets, 
■iOO. 

Conp'latioii,  moyen  de  durci^sement, 
.325. 

Conjugaison  ou  conjugation  des  cham- 
pignons, 000  ; — des  algues,  023. 

Conidics,  8.58. 

Conservation  des  injections,  78; — des 
objets  microscopiques,  330. 

Con.-ervalion  des  objets  préparés 
363  et  386. 

Constructcui's  de  microscope,  307. 

Contenu  des  cellules  végétales,  830. 

Contraction  musculaire,  733, 

Coque  de  l'muf  membrane  de  la,— 723. 

Coquilles  des  mollusques.  Préparations 
des.  — 718. 

Coquilles  d’<euf,  723. 

Corde  dorsale.  Préparation  de  la,  725. 

Cornée.  Étude  de  la  texture  de  la,  660. 

Corpuscules  de  Paciui.  Préparation  des, 
054  ; — de  la  pébrinc  ou  de  Cornalia. 
045  ; — leur  structure,  082. 

Corpuscule  hyalin,  692. 

Cortical  osseux.  Préparalion  du. — 310. 

l'.otliiirnia,  797,  708. 

Cotbiirnics,  800. 

Coton.  Filaments  ou  poils  du  — 540. 

Couches  cuticiilaires,  834. 

Couenne.  Préparalion  de  la  fibrine  de 
la  — 010. 

Couleurs  des  corps  sous  le  microscope, 
200, 450. 

Couleur  des  cellules  végétales, 839, 814. 

Coupes  minces  exécutées  sur  les  tissus 
naturellement  durs,  344;  — sur  les 
tissus  Osseux,  dentaire,  etc.,  345  ; — 
des  parties  de  consistance  cornée  ou 
ligneuse,  547  ; — sur  les  tissus  dur- 
cis, 310; — d’org'anes  lrés-|>etits  ou 
très-délicats,  351  ; — des  oiganes 
entiers  tels  que  les  doigts,  3 i5  ; — 
des  tissus  végétaux.  830  ; — des  bois 
fossiles,  831  ; — des  graines,  du  pol- 
len, eldi  s spores,  831  ; — desfeuilles 
et  des  büulon.s,  867,  870;  — des 
fleurs  cl  de  l’ovaire,  872;  — des  cbam- 
jiignons  microscopiques  sur  d’autres 
plantes,  006;  — appareils  pour  les 
pratiquer,  247,  248,  252. 

Couteau  de  Valentin,  247  ; — à faire 
les  ginndes  coupes  minces  de  Luys. 
251,  255. 


Digitized  by  Google 


1010 


TADLR  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES. 


Couvrc-objets,  225;  — leur  utilité, 
228,  «1  et  44». 

Cristallins  (Corps),  cristaux  des  matiè- 
res animales,  (iOl;  — des  cellules  vé- 
gétales, 810,  847. 

Cristaux  dans  Ifs  reclierclies  chimi- 
ques. 992. 

Cristaux  problématiques  des  poussiè- 
res, 990. 

Cristaux  du  sang,  995. 

Crown-glass,  97. 

Croiltes  — leur  préparation,  006,  751. 

Crucifère  (Calle)  cellules  ponctuées  des 
couches  extérieures  d'une,  — 849. 

Cnjptoglenn,  813,  811. 

Cri/piomona$,  814. 

Cuticule  des  plantes,  833. 

Cyclides,  804. 

Cyclidium,  804. 

Cyclose  intracellulaire,  891. 

Cygnut,  809. 

Cylinder-axis,  043. 

Cystides  des  champignons,  905. 

Cystine  (Sédiments  de)  dans  l'urine. 

000. 

Cystolithes,  810. 

D 

Dendrotoma,  812. 

Dents.  Ivoire  des  — 715. 

Dents.  Follicules  et  bulbes,  726. 

Dé[)*ls  urinaires  (Préparation  des),  585. 

Dermalichu»  gtandarinus,  757. 

Dermo-papillaire  (Tissu).  Préparation 
du— ,662. 

Desmidièes.  lÆiir  préparation,  924. 

Description  des  objets  microscopiques, 
513. 

Dessiccation,  son  emploi  en  histologie, 
328. 

Dessin  des  corps  microscopiques,  491 . 

Détermination  de  la  nature  des  corps 
microscopiques,  519. 

Développement  animai,  353,  093,724; 
— végétal,  867  , 870.  873,  877,  882. 

Diamètre  des  objets,  2i5. 

Diaphragme  tournant  et  diaphragme 
cylindrique,  408. 

Diatomées.  Enveloppes  silicieuses  des- 
servant à l'essai  des  microscopes, 
543. 

Diatomées.  Préparation,  936. 

Dicyema,  811, 

Diniugies,  790. 


Dilacération  des  tissus  ou  éléments 
anatomiques,  356. 

Dilacération  des  ganglions  nerveux; 
moyen  d'étude  des  éléments  gan- 
glionnaires, 0,9. 

Dilacération  des  faisceaux  striés  des 
muscles,  074. 

Discolomes.diis  aussi  couteaux  à double 
tranchant,  216. 
llispersil  (Pouvoir),  90,  263, 

Dispersion  de  la  lumière,  264. 
Dissections  des  injections,  75.  — mi- 
croscopiques, 339. 

Distonie  hépatique.  Ovule  de  — dans 
les  fèces  du  mouton,  610. 

Distome  lancéolé.  Ovule  de  — dans  les 
matières  fécales  du  mouton,  610. 
Doigt  en  massue  ou  à ressort  (son 
tissu),  629. 

Dolkhos  prurktit.  Cellule  de  l'em- 
bryon de — , 846. 

Doublets,  103,107,  114;  théorie  du  — 
115;  moulure  des — , 123. 

Duvet.  Plumes  du  — , placé  sous  les 
tectrices  alaires  du  corbeau,  568. 
Dynobryon  lerlularia,  813. 

Dystériens.  Préparations  des  — , 805. 

E 

Eau.  Son  emploi,  277. 

Eau  camphrée,  pour  conserver  les  spi- 
rales délicates  de  chlorophylle,  832. 
Eau  bromée.  321. 

Eau  iodée,  323. 

Eau  sucrée,  852. 

Eau  colorée  par  les  algues,  923. 
Ecbinocystides,  789. 

Eclairage.  Dispositions  générales  de  P 
—,  139. 

Éclairage  des  objets  observés  sous  le 
microscope,  405  ; — des  objets  vus 
à l aide  de  la  lumière  transmise, 
405;  — des  objets  opaques,  487. 
Éclairage  à rayons  parallèles  de  Dujar- 
din, 410; — à l'aide  de  la  lumière 
oblique,  412. 

Écorce,  865. 

Ecran  en  carton  noir  percé  d'ouver- 
tures devant  le  microscope  pour  l'é- 
clairage des  objets,  408. 

Ectasies  ou  dilatations  variqueuses, 
ampullaires  du  cerveau,  de  la  moelle, 
635. 

Élastique  (Tissu).  Préparation  du — 630. 
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Èlct:triciU'^.  Emploi  <1  e I*. — sou?  le  mi- 
croscope, 744. 

Éléments  anutomiqucs.  Isolement  des 

— par  dilacération,  550. 

ÉlémciKs  roiulamentaux  et  éléments 

acces.soires  des  tissus,  517. 

Émail  et  ivoire.  Préparation,  715 

Embryon  de  lapin.  Poumons,  705. 

Embryon.  Préparation  du  tis^u  céi'iV 
bro-spinnl  de  P —,  724. 

finbryon.  Cartilap’c  de  Meckd,  maxil- 
laire inférieur  et  anneau  tympanique 
chez  un  — , 750. 

Encftrlyn  nreun/a,  808. 

Enkystement  des  infusoires,  825. 

EiUomoslracé»  microscopiques.  770. 

Epanchement  cérébral  s'étunt  produit 
dans  le  corps  strié.  Capillaires  du 
corps  strié  droit  chez  un  homme 
de  soixante-huit  ans,  650. 

Épiderme  des  animaux,  067  ; — des 
plantes,  861. 

Épithélium  des  animaux,  555,  668;  — 
des  plantes.  862. 

Epixiylis,  791. 

EpUtyliê  invaginala,  797. 

Épithélium  des  plantes,  862. 

Éponne.«,  788. 

Ercclile'Tissu].  Préparation  du — ,631; 

— tumeur,  73et652. 

Ervitia,  805. 

Esprit  de  bois,  285. 

Essence  d’as]iic  ou  spic,  570. 

Essence  de  térébenthine,  281. 

Essence  de  lavande,  579. 

Essence  de  mirbone,  370. 

Essences  des  plantes,  859. 

Estomac,  lîlcértî  simple  de  1 — avec 
Toinissemenls  journaliers.  Matières 
vomies,  611. 

État  utriculaii'e  des  minéraux,  861  et 
999. 

Élau  à main  pour  pratiquer  les  cou- 
pes minces,  247. 

Éther,  284. 

Euglenn  viridis;  E.  acun,  813,  814. 

Euphorhia  tflolfona.  I.aticilérc  d'  — 
850. 

Euplotps  C/uiron,  790. 

Examen  microscopique,  4-40,  444  ; — 
des  préparations  fraîches,  476;  — 
des  objets  opaques,  487  ; — des  ob- 
jets transparents.  440. 

Expansions  d'extraits  divers,  562  ; — 
arnibiformes,  567. 
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Exsudation  muqueuse  des  éléments, 
505. 

F 

Falsifications  des  farines,  du  pain.9.‘  4. 

— du  cacao,  du  café,  9<iÜ. 

Farines.  Leur  examen.  954; — de  blé, 

955;  — d'ivraie,  956. 

Fausses  cellules,  100*2. 

Fèces.  Préparation  des — , 607. 
Fécondation  des  phanérogames,  857, 

881,  882  ; — des  cryptogames,  898. 
91'9. 

Féciile-c,  842. 

Feuilles  des  plantes.  Structure  et  dé- 
veloppement. 809. 

Fibre?  gi'ises.  Préparation  des — , 641. 
Fibres  libériennes  du  lin,  du  chanvre, 
539;  libres  textiles  — , 988. 

Fibrine  dans  les  urines,  l’réparation 
de  la  — 595. 

Fibrine  coagulée.  Préparation  delà  — 
Ül5. 

Fibro-plasliques  \Corps)  de  l’organe  de 
l'émail  du  fœtus  liuinuin  en  voie 
d'altération,  620. 

Fibnnix(Tissu).  Préparation  du  — , 627; 

— des  plantes,  851. 

Fibro-colloïtles  et  libro-kysliqucs  «Tu- 

mcui's].  Préparation  des  — 629. 
Filainenlaireou  liligère  (Appareil  , 880, 

882. 

Filaments  de  mycélium  d'espèce  indé- 
terminée tels  qu’on  en  trouve  sou- 
vent dans  diverses  urines  commen- 
çant à s’altérer,  559. 

Filaments  du  rein  tonil>és  dans  les  uri- 
nes, 597. 

Fdet  >uspenscur,  882. 

Fils  des  élolfcs  pui*s  ou  mélangés, 988. 
Fissiparité  transversale  des  infusoires, 
822. 

Fleur.  Structure  des  divers  orgîines 
foliact^s  des  — 872. 

Flacherie  des  vers  à soie,  981. 
Fliiit-glass,  97. 

fluide  de  Copping  pour  conserveries 
wmpos  des  tissus  injectés  au  carmin, 
375. 

Focale  (Distance!.  Voy.  Foyer. 
Focomèlre,  104. 

Fœtus  humain  — Corps  übro-pla.vtique 
de  1 organe  de  l’éinoil  du  —,  620. 
Foie  biliaire.  Préparation  du — , 080. 
Foie  glycogèD«,  Préjjaralion,  085;  ses 
U'^sious,  684. 

04. 
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I 

Follicules  cl  bullics  deiilaircs,  720. 

J*‘oramiiiifères,  935. 

Foyer  des  lentilles,  9.3; — dos  loupes, 
103; — des  objectifs,  IS‘2. 

Frtxj  jitalr  de  Goadhy,  7.>0. 

Fromage,  — son  examen,  933. 

l'nisliilm  sainnira,fMn  emploi  comme 
test  fort  délicat,  345. 

Fiirua  vfsiciilosut  ; poil  raïueux  du  — 
portant  des  anlhéridies.  800. — Scs 
coneeptacles  femelles,  920. 

Funaria.  Sa  germination,  899. 

Ci 

Gaine  de  Schwaiin,  gaine  primitive, 

641. 

Galle  de  crucifère.  Cellule  des  couches 
internes,  524. 

Galle  de  crucifère.  Cellules  ponctuées 
des  couches  exléricuies  d'une  galle 
de,-  849. 

Gamasides,  700. 

Ganglionnaires  (Tumeurs).  Préparation 
des  — , 'Hl. 

Ganglions  nerveux.  Préparation  dis—, 
040  et  048. 

Ganglion  cervical  supérieur  de 
l'homme,  isolé  l>ar  dilacération  gta- 
duelle  cl  prolongée,  046. 

Gélatine  glycériuée;  moyen  de  conser- 
vation des  préparations  des  terminai- 
sons nerveuses.  051.  Voy.  Injection. 

Gemmation,  095. 

Gemmes  des  infusoires,  825. 

Gcmmi|iarilé,  825. 

Génération  hors  place,  dite  infiltration 
épithéliale,  708. 

Genèse  des  cellules  végétales,  880. 

Germes  des  infusoires,  821. 

Genninal  nialUr^  850,  839  cl  1000. 

Glandes  en  gi  appes.  Préparation  des 
— 078;  sans  conduits  excréteurs  ou 
vasculaires,  682;  — lymphatiques, 
681. 

Glande  coccygienne  de  l'homme,  C86. 

Glandulaires  (lésions).  Préparation  des 
—,  707. 

Globules  et  filamenU  de  l’œil,  432. 

Globule  muqueux,  polaire,  huileux  ou 
transparent,  695. 

Glaonema  ou  Gloiotiema,  691. 

Glu  marine  pour  cimenter  les  parois 
des  cellules,  254. 

Glycérine  employée  comme  réactif,  280. 

Glycérine  gélalinée,  371  ; gommée  ou 


alcoolisée,  572;  glycérine  et  acide 
chromiqueou  bichromate  de  potasse, 
372. 

Glycérine.  Son  emploi  pour  l'élude  des 
muqueuses,  008. 

Glycériuée  (Gélaline;  ; moyen  de  conser- 
vation des  prépandions  des  termi- 
naisons nerveuses,  051  ; — moyen  de 
firépardlion  des  libres  cellules,  673; 
— moyen  de  préparation  des  glandes 
en  grappes,  079. 

Gommes,  841. 

Gomme  eu  dissitlution,  302,  851. 
Gomphu»  nililiis.  Cellules  sphéroidales 
avec  ou  sans  prolongement  hyalins, 
avec  inter[)Osition  de  cellules  fila- 
menleu.-es  cl  de  tubes  pleinsd’un  suc 
jaune  m angé  prises  vers  la  jonction 
du  pédicule  et  du  cliapeaudu — , 850. 
Gouttes  et  expansioms  sarcodiques, 
504. 

Gouttes  huileuses,  400,  524. 

Grains  de  (lollcn,  875. 

Gvnmmatophwa  snbtUùsinm  ; son  cm- 
|ih)i  comme  lest -objet,  547. 
Granulations  moléculaires  graisseuses, 
ou  autres  que  l'eu  peut  rencontrer 
dans  une  préparaiion,  cl  qui  sont 
étraiigcres  aux  objets  qu'elle  doit 
montrer,  522. 

Grégariiies.  785;  — d’on  belmintlic 
nématoide  vivant  librement  sur  les 
cèles  de  la  Hanche,  786;  — pi'ise 
dons  l’intestin  d'une  espèce  de  Spw 
qui  se  creuse  un  logement  <n  double 
tube  dans  les  calcaires  des  côtes  de  la 
Hanche,  786. 

Grenouille  commune,  lambeau  épider- 
mique naturellement  desquamé  delà 
surface  du  corps,  535. 

Gromides,  789. 

Grossissements  forts  ou  faibles,  leur 
emploi  dans  l'examen  des  piépara- 
tions,  479;  — comment  un  les  ob- 
tient, 194;  grossissement,  sa  déter- 
mination ou  mesure,  197  ; — par  la 
chambre  claire,  202;  par  1 oculaire 
micromètre,  208. 

Grossissements  réels,  212. 

Gyration  du  vilellus,  G93,  — intracel- 
lulaire des  piaules,  892. 

H 

Ilaliotu  tpiendrnt.  .Structure  prisma- 
tique de  la  nacre  de — , 719. 


Digitized  by  Google 


TABLK  ALPlUBKTint'E  DES  MATIERES. 


Halteria  grarutinella,  pulex,  8 
Halteria  vo/roz,  805,  810. 

Hcliiùnlhcs,  — leur  (^ludc  776.  Recher- 
che des  œufs  des  — tlans  les  fèces 
des  invertébrés  et  des  vertébrés,  609. 
llématiiie  ou  hématoxyline,  son  emploi 
dans  les  l'ccherches  sur  la  cornée, 

m. 

Ilématoidiiic,  S84,  996. 
llématosiiie,  006. 

Hémoglobine,  995. 

Iléminc,  571  ; — ses  caractères,  996. 
Iléterœcie  des  cliampignons,  071. 

Hile,  8 U. 

fjolophrijn  ovuin,  808. 

Humeurs.  Données  communes  h l’exa- 
men des  humeurs,  559. 

Humeurs  sél^acéos.  Pr»'*paration  des  —, 
r>«5 

Iluxleya  ci*assa,  805. 

Hydrotomic,  361. 

Hyménium,  016. 

Hypertrophies  glandulaires,  709. 
Hypcrtn>phio  par  mulUplication  des 
éléiuenls  dans  réléplianiiasis,  662. 

1 

Images  oHertes  par  l'éfraclion,  05  ; — 

— délormation  des — ,99; — foniN'*es 
]>ar  des  lentilles  ou  loupes,  107;  — ■ 
d'un  objet  vu  au  microsi^pe.  130;  — 
distance  où  elle  est  reportée,  151. 

Image  des  corps  incolores  examinés 
sous  le  microscojie.  444;  — des  corps 
creux,  449; — des  corps  colorés 
examinés  sous  le  microscope,  459; 

— des  globules  graisseux  cl  auircs 
analogues  vus  sous  le  micix>scope. 
40Ü;  — des  bulles  d’air  sous  le  mi- 
croscope.  464  et  525;  — des  corjïs 
opaques,  475. 

Images  microscopiques,  rrojcction  des 

— destini't's  à la  démonstration  dans 
renseignement,  5tu. 

Images  microscopiques;  leur  report, 
198. 

images  cnioptiques  et  endoscopiques. 
401,  4il. 

Incinération  des  tissus  végétaux,  829. 
Indice  de  réfraction  des  objets  micixH 
scopiqui^s  et  de  leurs  véhicules,  2til. 
Inlillralion  hydrotonique,  590. 
InOammation.  Élude  microscopique  de 
r-  741. 
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Infusoires  vivants  dans  l’eslnmac  des 
ruminants,  609. 

Infusoires,  792;  — (dassiûcalion,  792  ; 

— recherche.  792;  — voriciellienH, 
79G;  — oxylrichiens,  798. 

Inlusoires  slciUoriens,  801;  — bur.sa- 
riens.  802;  — kolpmies,  paramécies. 
801;  — dyslériens,  805;  — Iraché- 
Uens,  800;  — ctichelys,  808:  — 
Iwltériens,  8U0;  — suceurs  ou  aciné- 
licns,  811;  — cilio-flagellés,  812; 
— flagellés.  813; — volvociens,  inona- 
diens,  814.  Reproduction  des — 817; 
ovules  et  • spermaloroïdcs  des  — , 
819;— des  prétendus  germes  atmtv- 
sphériques  des  — , 821;  reproduction 
flssiparc,  823;  reproduction  |«ir 
gemmiparilé,  824;  cnkyslemcnt  des 
—,  825. 

Injections,  5;  — seringues  à —,  9.  Ap- 
pareils à pression  continue,  12  ; ap- 
pareil à injections  incrcurielles,  15; 
aiguilles  et  pinces  à pression  con- 
tinue, 21  ; — matières  à injections 
opaques,  25;  — injections  Iranspa- 
rontes,  30;  — précautions  à prendre 
dans  la  pratique  des  injections  et 
manuel  opératoire,  55. 

Injections  partielles  des  vaisseaux  san- 
guins, üü;  — des  vaisseaux  lympha- 
tiques. 03;  —des  veines*.  67  ; — des 
c.amiux  excréteurs  des  glandes,  74; 
ciseaux  et  pinces  à 76;  — cxleuipora- 
nées,  80;  — injections  concernant 
les  recherches  physiologiques,  83  ; 

— du  foie  biliaire,  6>^0. 

Injections.  Collections  particulières, 

551. 

Instruments  h faire  les  coupes  ou 
tranches  minces  microscopiques, 
246;  — de  chimie  nécessaires  aux 
études  microscopiques,  2l0. 

instrumenis  servant  û étaler  les  objets 
préj»arés  avant  ou  après  l'applica- 
tion du  ciment,  585. 

Inlerprélaiion  de  l’aspect  des  prépara- 
tions, 414,  521,  551. 

Intestinal.  Préparation  du  contenu,  — 
60/. 

Inveriéhrés  (Muscles).  Préparation  des 

— 671. 

Iode,  réactif  de  l’amidon,  814.Voy.Eau. 

lodserum,  276. 

Isolement  des  éléments,  556. 

Ivoire  dentaire,  714. 
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Juiinfi  d’a'uf.  PW*panllon  du — , 7'21 . 
Juncwt  effusux.  Parenchyme  »'*loUé  for- 
mant les  cloisons  crihliVs  qui  se 
montrent  en  travers  des  canaux 
pleins  d’air,  dans  b li^^edu  — , SiS. 

K 

Ketvna,  79S. 

Kolpniles.  Pn'‘paraUon  des  — , SOI 
Kondiftoituma  patena,  SOI. 

I. 

l/jboulbenia  jnh*rlh.  Sâ  préparation. 
im. 

hait  cl  culoslrum.  Préparation  du  — , 
hSI.  Recherche  de  ses  falsilicalions, 
952. 

Lambeau  épidermique  de  la  grenouille 
commune,  naturellement  desquamé, 
535. 

lames  minces,  tainelles  ou  couvre- 
oldets.  225;  — creuses  ou  à cuvette 
et  des  cellules  à pivpnrntion,  229. 
Lamineux  (Tissul.  rréparation  du  —, 

(iis. 

I-vmineux  (Tissu)  cylindre  de  — extrait 
d'une  villosité  de  la  {>orlion  extra- 
pbeentaire  du  chorion  après  la  déli- 
vrance et  ayant  cessé  d'étre  vascu- 
laire. tiOS 

Lalicifères  (Vaisseaux),  S.5.3. 

I^mua  minor,  811. 

Lentilles.  Foyer  des  — . 9^  n'flcxions 
produites  par  les  surfaces  des  len- 
tilles, 101;  — des  loupes,  103  ; — des 
objectifs,  124. 
lentilles  aplanétiqurs.  177. 
leptothrix  (Bactéries)  dans  le  contenu 
de  'l’estomac  et  de  Pintestin  cle 
I homnie,  609;  — leur  nature.  iÜlL 
Leucecytes  dans  le  pus.  fxamen  au 
microscope,  574 
ijCiicophryg  paluta,  801 . 
l^vOpes  ou  lennents,  913. 

Lichens  ; leur  préparation,  910. 

IMiutn  candtdum.  Cellules  du  tissu  de 
l'axe  d'un  bourgeon  du  huU>e  du  — 
835:  cellules  de  la  face  interne  d'une 
fl  aille  ou  écaille  d'un  bulbe  de — . 
8:.  B. 

Lin.  Fibres  libériennes  du, — 539. 
Lipomes,  Préparations  des,  — 021. 
Liqueur  azuto-inercuriquc  ou  de  Mil- 
lon, 324. 


Liqueur  ou  réactif  ammoniaco-cupri- 
que,  829  ; — son  emploi  dans  les  re- 
cherclïes  d’anatomie  végétale,  8*28. 

Liquides  aniiiuiux  pouvant  servir  de 
réactifs  ou  de  véhicules  pour  les 
piéparation.s  extemporanées,  274. 

Liquides  alcaliiisservaiit  comme  moyens 
d’étude  et  pour  les  préparations 
microscopiques,  51)3. 

I iquides  gljcéiinés  d’Ordouez,  373  ; 

— alcooliques,  374;  — salins,  375 

Liquides  de  Pacini  pour  conserver  les 

éléments  anatomiques  et  Its  tissus 
les  plus  altérables,  370  ; — de 
Goadby.  377. 

I iquides  normaux  et  morbides  de 
l’économie,  leur  examen  au  nûcro- 
scopc,  .309- 

Liquide  prostatique.  Préparation  du  — , 
577. 

Liquide  des  kystes épididymaircs,  578 : 

— des  ovisacs  ou  vésicuh's  tle  (iraal, 
580. 

Liquide  de  Müller,  304. 

Loupes  il  3 ; principales  variétés,  Iflfi  : 
tliéoric  des  — , 111;  — de  Ctievalier 
et  de  Brucke,  117  ; porte-loupes, 

m. 

[jnxodei  roMtnan,  809. 

Lumière.  Réfraction  et  dispersion  de 
la  — par  les  prismes,  U£L 

Lumière.  Source  de  lu  — dans  les  ob- 
servations, 105. 

Lumière.  Influence  des  obliquités  do 
la  — sur  l'aspect  des  corps  micro- 
scopiques. 41  b emploi  de  la — pola- 
risi’C»  417  : oamen  des  corps  polari- 
sant la  — , 122. 

Lumière  Iravei-^nte  ou  liansmise, 
ÜIL 

liUts  employés  pour  sceller  les  prépa- 
rations, 378. 

Lymphes  de  Fliomme  otdcsmammiféi'es 
examinées  au  microscope,  573. 

Lyniplioïde  (Tissu  dit)  os,  B25. 

n 

Macération  des  terminaisons  neneuses, 
Ü5L 

Macérations  ou  infusions,  794. 

Malacophycées  blgues),  923. 

Maladie  des  pommes  de  teire,  904. 

Mammifères.  Circublion  des  — , 7321 

Maniement  des  réactifs,  48.5. 
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Malhiola  annua.  Coupc  longitudinale 
d'un  fragment  de  stigmate  monlrant 
quelques  grains  de  pollen,  877. 

Mathiula  tricuipidata  ; son  embryon, 

882. 

Matière  amorphe  c6r<^hrale.  Préparation 
de  la  — , filin. 

Matière  intereellulaire  unissante  ou 
intermédiaire  des  plantes  855,  8.T8. 

Matières  ou  humeurs  sébacées.  Prépa- 
ration des  — , 58  t. 

Matières  vomies  dans  un  cas  d'ulcère 
simple  de  l'estomac  avec  vomisse- 
ments journaliers,  fill. 

Maxillaria  petiolaru.  Mas.'^es  pollini- 
ques,  877. 

Médecine  légale.  Applications  du  mi- 
croscope aux  recherches  de  —,  717, 

.Médullaire  (Tissu).  Tumeurs  dérivant  du 
—,  fi‘2ti. 

Mcdullocèles  des  os  longs  et  des  os 
plats,  62fi. 

Mélanges  acétiques . 280;  — nitro- 
chlnrhydriques  pour  conserver  le 
tissu  musculaire  de  la  vie  végétative, 
le  tissu  nerveux,  200;  — d'acide 
azotique  et  de  sels  de  potasse,  201  ; 

— d'alcool  et  de  soude  employé 
comme  moyen  d’étude,  507  ; — glycé- 
riné.s,  370. 

Membranes  à dépressions  on  à trous  de 
faibles  dimensions,  4.55 ; — ayant 
une  surface  plane  et  une  surface  on- 
dulée parallèles,  457  ; — à. surfaces 
ondulées  parallèles.  457. 

Membrane  limitante  de  Valentin,  fitl. 

Mesure  du  diamètre  des  objets.  215, 

Mesure  unité  de  — adoplét;  en  micro- 
graphie, 550. 

Melojius  tigmaide»,  801. 

Metopux,  803. 

Micrococcus,  .559, 821.  927. 

Micrographie  atmosphérique,  821 . 

Microiyma,  027. 

Micromètres,  200;  méthode  de  mensu- 
ration à l'aide  de  l'oculaire  — , 208; 

— pour  mesurer  les  objets,  215 

Micro-photographie,  505. 

Microphorc  de strauss-Durckhcim.257. 

Microscope  ^des  microscopes  simples 

ou  des  loupes  et  des  doublets,  103; 
monture  des  — simples,  121  ; — ii 
dissection,  122;  — * composés,  121; 
partie  mécanique  du  — , 136;  — de 
Nachet,  1^  1^  1^;  — de  Boss, 


145,  170;  — de  Beck  et  Povvcll  et 
Lealand,  148. 

Microscopes  binoculaires  et  stéréosco- 
piques 151;  — do  Nachet,  15G;  — 
d'étudiant,  15'J.  595;  à dissection,  à 
démonstration.  1(  0:  cliimiqiies,  172; 

— solaire,  à gaz  et  photo -électrique, 
172;  du  pouvoir  amplifiant  des  — 
et  des  différentes  manières  de  le 
mesurer,  197  : — horizontal,  141  ; 

— universel.  114;  7.50. 

Microscope  de  Nachet  destiné  à l'étude 

des  éléments  soumis  à une  tempéra- 
ture constante,  242. 

Microscope  ; son  emploi  en  général, 
588;  du  choix  d'un,  — ,389  ; des  soins 
qu'il  exige,  405. 

Microscope.  Emploi  en  anatomie  nor- 
male et  pathologique,  5,5.3  ; — appli- 
cations à L’examen  des  liquides  nor- 
maux et  morbides  de  l'économie, 
5t)9  ; — applications  à l’examen  des 
parties  solides  de  l'économie  ani- 
male, (111,  Applications  à l'étude  des 
animaux  radiaircs,  783;  — Emploi 
en  anatomie  et  en  (ihysiologie  végé- 
tales, 827  — Applications  à l'élude 
des  amylobacter,  9.32  ; — des  diato- 
mées; — des  Psorospermies,  945; 

— à rexamen  des  viandes  de  bou- 
cherie, 950;  — des  farines  et  du  pain 
altérés,  951;  — des  falsifications  du 
cacao  et  du  café,  9fi0  ; — des  cryp- 
togames parasites  des  plantes,  962  ; 

— de  la  pourriture  des  Iruits,  215  ; 

— dos  maladies  des  vers  à soie,  980; 

— il  la  recherche  des  articulés  para- 
sites des  plantes,  988;  — à l'étude 
des  filaments  des  étoffes,  989  ; — à 
l’analyse  chimique,  Q2J  ; — à l'élude 
de  certains  corps  bruts  considi''rés 
comme  organisés,  999;  — à l'analyse 
spectrale,  1094. 

Microspectro.scopie,  1094. 

Microtome.  70,  255. 

Miroirs  renvoyant  la  lumière  sur  la 
préparation,  dans  l'objectif  et  l'ocu- 
laire, 125,  152  et  400. 

Mise  au  point,  142  et  4il 

Moelle  des  os.  Préparation  des  éléments 
et  du  tissu  de  la  — 025. 

Moelle  des  plantes.  86fi. 

Moelle  épinière  (Tissu  de  la).  Prépara- 
tion du  — , C57. 

Moisissures,  907. 


Digitized  by  Google 


TABI  E AI.PIIAnÉTIOl’E  DES  MATIÈRES. 


IU^2 

Mollusques  (Coquilles  des).  — l’ré|ia- 
ration,'18. 

MAle  liydatiformcet  môles  placentaires, 

«!)!». 

Muiias,  815. 

Mouches  volantes,  4ôl  ; nature  cl  siège 
des  corpuscules  donnant  lieu  à la 
production  des  images  dites  mouches 
volantes,  458. 

Mouvement  brownien,  .V2G. 

Mouvements  ainiboides,  ôtiîi. 

Mouvement  des  cils  vibralilcs,  752. 

Mouvements  des  (liéces  du  microscope, 
142. 

Miicéiiinèes,  1107. 

Mucilages,  812. 

Mucor,  inucoivcs,  008. 

Mucus.  Préparation  du  — ,.581. 

Vues  des  acariens,  755. 

Muqueuse  utérine  exfoliée  seite  jours 
après  les  règles,  52. 

Muqueuses  et  lents  glandes.  Pix'para- 
tion  des — ,008.  Préparation  des  lé- 
sions des  — , 070. 

Huscardine.  081. 

Muscles  striés.  Terminaisons  nerveuses 
dans  les — , 050;  — Viscéraux,  051. 

Muscles  de  la  vie  végétative.  Prépara- 
tion des  — , 072.  — Fibres  muscu- 
laires des  mollusques,  des  annéli- 
des,  073. 

Muscles  des  invertébrés.  Préparation 
des— , 674. 

Musculaire  (Tissu).  Étude  du  — , 672. 

Mycélium  des  champignons,  900. 

.Mya'toîoaires,  914. 

Nycodermes,  913. 

Myéline.  Préparât  ion  de  la  — 500;  ses 
expansions  niicroscopii|ues,  501 . 

Myélocytes,  039,  724. 

Myéloïdes  (Tumeurs),  026. 

.Myéloplaxes  (Tumeurs  à),  020. 

Myopie.  Intluencc  de  la — et  de  la 
presbytie  sur  la  grandeur  de  Titnage 
des  objets  vus  à la  loupe,  113. 

Myopie; son  influence  sur  rexamen  des 
objets  microscopiques,  452. 

Myxomes  Préparation  des — , 021. 

Myxomycètes  on  luyxogastrcs,  914. 

!M 

Ka»»ul/i  riihcns,  808. 

Navicelles  ou  navicules,  950. 

Kaviriila  nffini».  Son  emploi  comme 
test-objet,  547. 


Acifia  nuncia.  Fibres  musculaires  île 
la  —,  674. 

Nègre.  Pigment  dans  l'épiderme  d'un 
— , 004. 

Nématocystes,  784. 

Nerveux  (Tubes).  Prcqiaralioii  des  — , 
038. 

Nerveux  (Ganglions’.  Prc'paration  des 
—,  047. 

Nerveux  central  (Tissu).  Préparation 
du  — , 055. 

Nerveuses  (Terminaisons),  050. 

Névroglie  ou  substance  unissante  ci'ré- 
hro-spinale  confondue  par  erreur 
avec  le  tissu  lamineux,  724. 

yidamentum^  691. 

Nilro-benzine,  379. 

Nilro-chlorhydrique  (Mélange],  291. 

Notations  ot  numéros  désignant  les 
objectifs,  184. 

Nolocorde,  725. 

Noyaux  d’épithéliums  arrivés  à l'état 
d'hypertrophie,  dit  état  cancéreux, 
707. 

Noyaux  cmbryoplasliqui's  ou  du  tissu 
cellulaire,  724. 

üitzxch'ui  ligmoidcti.  Son  emploi  pour 
l'essai  des  microscopes,  540. 

Nymphe  d'üribate,  765. 

O 

OEdogonium  ciliatum,  portion  sur  le- 
quel on  voit  une  androspore,  8 dt. 

Objectifs,  124;  — Propriété  des — , 
175;  — des  conditions  que  doivent 
remplir  les  — 178  ; — de  l'angle 
d’ouveri  ure  des  — 1 82  ; — à corree- 
tion,  187;  — à immersion,  191;  — 
de  l'association  dos  — et  des  ocu- 
laires dans  le  but  d'obtenir  tel  ou  tel 
prossis.sement  voulu,  194. 

Objectifs  indispensables  aux  études 
d'anatomie  générale,  396. 

Objectifs.  Pénétration  des  — appré- 
ciée à l aide  de  prép.ii“ations  trans- 
parentes,  541. 

Objectifs.  Notations  et  numéras  donnés  . 
par  les  constructeui's,  184. 

Objets  microscopiques.  Des  différents 
moyens  de  mesurer  le  diamètre  des 
— , 551 . — Meubles  pour  ces  collec- 
tions, 386. 

Oculaii-e,  125  ; Théorie  del’  — 135  ; — 
propriétés  des — , 175; — de  l’associa- 
lion  des  objectifs  et  des  — dans  le 
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bnl  d'oUcnir  Ici  ou  !cl  grossisse- 
ment voulu,  194. 

Œil  {Membranes  de  I').  l'réparation 
(les  — '601)  ; — filnmeiils  et  globules 
de  r — 4j*2. 

Œufs  des  ovipares,  Pré[)aratioii,  ü91. 

Œul  des  ovipares  en  général,  7‘20; — sa 
structure,  7‘2‘i. 

Œuf  pondu.  Coupe  de  T — 7*21. 

(Kuls  des  licUninthes.  000. 

Ouobnjchit  caput  galli.  Cellules  de 
l'embryon  de  V — 8i0. 

Oogones  et  oospores  des  champignons, 
1)11  ; — des  algues,  920. 

Opalina  imeata,  recurva,  810. 

Ophrys  myiodrx.  Coupc  de  la  superücie 
du  pscudo-bull>e  ou  lul»ercule  de  V 
— . 8f>4. 

Optique?  (Choix  des  systèmes;,  594. 

OrchU  palmata.  Coupe  de  la  superficie 
d’un  pseudo  - bulbe  ou  tubercule 
montrant  diverses  variétés  des  con- 
tenus cellulaires,  857. 

Organogénie  animale.  555,  095,  724; 
— végétale,  8G7,  87Ü,  875,  877. 

Oribaltdes,  7Ü0. 

Os,  Préparation  du  cortical  osseux; 
710;  — préparation  du  tissu  osseux, 
717. 

Oui'sin.  Coupe  lransvei*sale  d'un  pi- 
quant d’oursin,  720. 

Ovaires,  vésicules  de  Graaf  ou  ovKsacs, 
089. 

Ovaires  ^Tissu  des».  Préparation,  090. 

Ovaire  dos  plantes,  87  i. 

Ovipares.  (Êufs  des  animaux  — , 720. 

Ovo-spermatopboros,  580. 

Ovulaire  (Développement),  094. 

Ovules  devers  intestinaux  qui  peuvent 
se  rencoiiti-cr  dans  les  fèces,  010. 

Ovule  anormal  d’une  femme  do  qua- 
rante-cinq  ans  environ.  090;  — 
Préparation  des  ovules,  002. 

Ovule  dans  rovairc,  090,  721. 

Ovules  et  spermatozoïdes  des  infusoires. 
819. 

Ovule  mille,  800. 

Oxalate  de  cliaux  dans  l’urine,  002. 

Oxyliichiens,  798. 

Oxyure  vcrmiculaire.  Ovule  d’ — ,010. 

P 

Pain.  Son  examen,  958;  — Scs  iné- 
langes,  959. 


1025 

Papilles  et  épiderme.  Préparation, 
663. 

Papillons.  Écailles  de  — servant  à 
l’essai  des  microscopes.  545. 

Paramécies.  Préparation  des  — , 8ü5. 

Paranu'cium  ylaucum,  803. 

i’araphyses  des  cliampignons,  905  ; — 
des  lichens,  017. 

Parasites  des  piaules.  902. 

Parenchymes  non  glandulaires,  087. 

Particules  calcaires  que  l’on  peut  ren- 
contrer dans  une  préparation  et  qui 
sont  étrangères  aux  objets  qu’elle 
doit  montrer,  524. 

PaMeL  Son  emîiryon,  882, 

Peau.  Préparation  des  dépendances  de 
la  — , litiô  ; — Préparation  des  alté- 
rations cutanées,  006;  — Prépara- 
tion de.s  kystes  dermiqut's,  067. 

Pélargonium  tonale.  Grain  de  pollen 
du  — 532. 

Perclilonirc  de  fer  employé  comme 
moyen  d’étude  et  de  préparation  des 
éléineritsanatomiques.  508. 

J*erclilonire  de  fer,  moyen  de  conserver 
cl  de  durcir  les  pii?ce.s  du  .système 
nerveux,  647 . 

PrrifUnium  812. 

Périiièvre,  037 

Péranospi^nles.  Leur-préparation,  965. 

Peinlopux  diffluenXt  VdO. 

Phncujt  pleuronecteSf  813. 

phaxcolnx  vulgnrix.  Production  do  .sa 
fécule,  884. 

Phospliatc  ammoniaco-niagnésicn  dans 
l’ui  ine,  0!l4. 

Phosphate  de  chaux  dans  l’urine,  005. 

Photographie,  moyeu  de  représenta- 
tion de  rimage  des  objets  inicrosco- 

pifiues,  r>02. 

Pliysiologie  animale.  De  l’emploi  du 
microscope  en  — 731. 

Pied  porte-loupe  de  Nachet,  119;  — 
articulé  du  jKirte-loupe  de  Cossou, 
119. 

Pigmenl  dan.s  répiderine  d'un  nègre, 
064. 

Pinceaux,  250. 

Pinces  à pression  continue,  71  ; pinces 
courbes  et  à talon  large  pour  dis- 
sections, 77. 

Pinces  à dissection,  256  ; — à tenir 
des  auteura  anglais,  257. 

Pinna  uobilis.  Section  verticale  de  la 
coquille,  718;  — Coupe  décalcifiée 
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pnr  les  acUtes  Inibles  de  la  coquille, 
7li<. 

Placenta  (Tissu  du)  Pré{)aration  du 
— ,097 

Placenta  (L*sions  du).  Piêparalion, 
G99. 

/*lmjioft/iryn  n/Hudricn,  789. 

Plagiotouia.  801. 

Plantes.  Organes  ou  ék'ments  anato- 
miques des  — servant  à juger  la  va- 
leur cmn|iarative  des  objectifs,  541. 

Plantes.  Êtudedes  parties  consiiluanles 
des  — à l’aide  du  microscope,  H37. 

IMaquesou  lames  de  verre, 

Pleiironema,  801. 

Pleurofiema  v/trysalis,  805. 

plritrosigma  nngtilaium.  Son  emploi 
pour  apprécier  la  valeur  résolutive 
d’objeciif>  puissants  ou  de  force 
moyenne,  545  ; — fonnogum,  540. 

Plume  tectrice  de  l'aile  d'une  poule 
fai.‘iane,  537  ; — du  duvet,  538. 

Podophrifa  Ofciopum^  81! 

Podontoma  filigcriun,  79{l, 

Pofiiirn  plnmbea.  Ecaille  de  — , leur 
emploi  dans  les  essais  de  micro- 
scopes, 542. 

Poil  ramctix  constitué  par  une  cellule 
plusieurs  fois  subdivisée,  529. 

Poils  do  la  jarre  de  mouton,  de  la  laine 
de  mouton,  de  lapin,  de  chat,  5.34, 
535  ; — du  coton,  540  ; — des  diver- 
ses étoffes,  *.  89. 

Pointes  et  aiguilles  a fixer  les  objets  à 
disséquer,  258. 

Polarisaieiir,  418. 

Polarisation  cbromaiique,  420;  — la- 
mellaire. 420;  — moléculaire.  420. 

Pollen,  pollinies  et  pollinique  (Tubei, 
851,  875. 

Pomme  de  teri'e.  Amidon  d une  — en- 
core jeune,  843;  — son  champignon 
destructeur,  V05. 

Poroceutrum  micam,  812. 

Porte-loujies,  118;  — de  Ijiraze  l»ii 
Tliiers,  120. 

Porlc-ol  jpctif,  480. 

Porle-ohjets,  lames  des  bandes  de  verre, 
223;  — soins  à leur  donner,  227, 
•400;  — dits  pneumaliquc>  et  cham- 
bres et  cellules  à eau,  à vapeur 
d'eau  ou  humides  et  à gaz,  256. 

Potidonia  cauUni.  Coupc  d’une  feuille 
entièrement  composée  de  tissu  cellu- 
laire. 840. 


Pourriture  des  fniils,  975;  — des  plan 
tes,  978. 

Poussières.  Coin|iositîoii  microscopi- 
que des  — -,  529  ; — contenant  de-^ 
cnveloppfs  de  Tgmglgfi/tus  (acarus) 
cntoniof)/unjujt,tt‘29;-^  des  vêlements, 

529  ; — charbon  des  — aériennes. 

530  ; — infusoires  des  — 821,  cris- 
taux supposé's  des  — 998 

Pouvoir  amplifiant.  104,  197,  202, 
208,  212,  479. 

Pouvoir  ilispersif  des  lentilles,  06; — 
des  objets,  263. 

l’ouvoir  réfringent  des  objets  exoïninés, 

202. 

Pouvoirdéfinissanl,  178;  — pénétrant, 
179;—  analytique,  résolvant  ou  sé- 
paroteur,  180. 

Poissons  (llrancliios  des).  Préparation, 
706. 

Porlc-fliaphragme.  430. 

Porte-objet  pneumatique,  237;  — sus- 
ceptible d’être  chauffé.  2.59. 

Potasse  employée  comme  moyen  de- 
tilde.  303. 

Poumons.  Préparation  de  la  fibrine  des 
—,  618. 

Poumon  (Tissu  du),  700. 

Poumons  d'un  embryon  de  lopin,  703. 

Préparation  et  conservation  des  objets 
iiiicroscopiques,  3.30;  — des  animaux 
et  végétaux  microscopiques,  351. 

i’réparatioii  des  objets  à létal  soc. 
361. 

Préparations  microscopiques.  Examen, 
440. 

Préparations  fraîches  cl  exteiupora- 
m'-es.  Examen,  476.  Emploi  dc.«  gros- 
sissements forts  ou  faibles  dans  l'exa- 
men des  —,  479.  Leur  examen  à l’aide 
de  la  lumière  réfléchie  et  élude  des 
objets  opaques.  487. 

Préparation  des  hématies,  570;  — des 
leucocytes,  571  ; — des  hématozoai- 
res; — du  sang  des  invertébrés, 
573;—  de  la  lymphe,  du  chyle, des 
séro.Mlés.  574  ; du  pus,  575; — du 
sperme,  576  ; — du  liquide  prosta- 
tique, 577;—  des  spermatozoïdes, 
578;  — des  spermatophores.  579;  — 
du  liquide  de  l’ovisac,  580;  — du 
lait,  des  mucus,  581;  — de  la  salive, 
de  la  hile,  583;  — des  matières  sé- 
bacées, 581;  — des  urines  et  dé|H>ts 
urinaires,  585;—  Un  contenu  iii- 
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te^itinal  et  des  lèccs,  tiU7  ; — de  la 
librine  coagulée,  CI5;  — du  tissu 
cellulaire,  connectif  ou  latniticnx, 
U19  ; — du  tissu  adipeux,  (i'.’â;  — 
des  éléments  et  du  tissu  de  la  moelle 
des  os  , — 6'Jj  ; — du  tissu  flbieui, 
()27  ; — du  lis.su  tendineux,  629;  — 
du  tissu  élastique,  030;  — du  tissu 
érectile,  des  veines,  des  artères  et 
autres  cotiduits,  031  ; — du  périiié- 
vre,  037  ; — de  la  matière  amorphe 
cérébrale,  039  ; — des  cellules  céré- 
brales isolées,  010;  — des  libri's 
grises,  OU;  — du  tissu  des  nerfs, 
043;  — des  tumeurs  des  nerfs,  04.’). 

Préparation  des  glanglions  neneux, 
046;  — des  terminaisons  nerveuses, 
031  ; — des  corpuscules  de  Pacini, 
0.34; — du  tissu  cérébro-spinal. 
03.3  ; — du  tissu  de  la  moelle  épi- 
nière. 037  ; — de.s  lésions  cérébrales, 
039;  — des  membranes  de  l'oBll, 
000;  — du  tissu  dcrino-papillaireel 
de  ses  dépendances,  002;  — des  mu- 
queuses cl  de  leurs  glandes,  608  ; — 
du  tissu  séreux,  071;  — du  tissu 
musculaire,  072  ; — des  pareiicliv- 
mes  glandulaires.  077; — des  pa- 
renchymes non  glandulaires,  087  ; 

— du  cartilage.  715; — de  l’émail 
et  de  l'ivoire.  713;  — du  tissu  osseux, 
717  ; — descoquilles  des  mollusques, 
718;  — du  test  des  échinodermes. 
719  ; — des  œufs  des  ovipares,  720; 

— des  acariens  ; — des  rotiléres, 
771  ; — des  tardigrades,  773;  — des 
vers,  77,3  — des  |H>lypes,  grégarines 
et  spongiaires.  783  ; — des  infusoi- 
res, 790;  — des  tissus  végétaux,  829; 

— des  champignoiLs  parasites,  OtO. 

Pre.vbytic.  InOuence  de  la  myopie  cl 

de  la  — sur  la  grandeur  de  l'image 
des  objets  vus  à la  Iouik',  113. 

Presbytie  et  myopie;  leur  influence 
sur  l'examen  des  objets  microscopi- 
ques, A28. 

Presselles,  256. 

Prisme  redresseur  de  5achel,  100  ; 
son  eiii|doi,  340. 

Prisme  de  Nicol,  418. 

Proctophyllotlcs  glandarinut,  7,37. 

Proembryon,  protballium.  protonema 
ou  pseudo-colylédon,  896. 

Protagon,  839. 

Protéens,  789, 
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Prnthalliura  des  fougères — des  lichens, 
918. 

Protoplasma,  839. 

Pseudocotylédon,  896. 

Psoroptes.  Examen  des  |iré|iaratiuiis, 
703. 

Psorospermies  ou  pseudo-navicelles, 
788  ; — leur  préparation, 948  ; — des 
vers  à soie,  982 

Vler  'u  terrulata.  Scs  anthéridies  cl  scs 
archégones,  898. 

Puccinies  Leur  préparation,  909 

Pus  examiné  a l’aide  du  microscope, 
573;  — concrétions  cristalloïdes  du 
pus,  376. 

Pus  dans  l’urine.  Préparlion  du  — , 
391. 

Pyciiides,  917. 

R 

Itana  lempornria.  Cellules  ramifiées 
pleim  s de  pigment  noir  de  la  peau 
de  la  — , 568. 

Itaphides,840. 

Rasoirs  pour  faire  les  coupes  des  tissus 
animaux  et  végétaux,  233  ; — exécu- 
tion des  coupes  à l’aide  du  rasoir, 
330. 

Rate  (lissu  de  la).  Préparation,  084. 

Réactifs  altérants  et  durcissants,  273. 

Réactifs  chimiques,  leur  maniement 
dans  l'examen  de  chaque  pré[Kira- 
tion,  483. 

Ut-ceptacle  des  champignons,  905. 

Itéllexions  produites  par  les  surfaces 
des  lentilles,  101. 

Réfraction  de  la  lumière  par  les  pris- 
mes, 94. 

Rein  (Tissu  du, . Préparation  du  — 096. 

lleprtHluction  des  cellules  végétales, 

888. 

Réseaux  pulmonaires.  Préparation  des 
—,  704. 

Respirateurs  ^Canalicults).  Préitaration 
des  — , 703. 

Réviviscence,  774. 

Révolvcr  poite-objectil  de  Naclict, 
480. 

Rbiznpodes,  789. 

li/iiiostoma  Cuciiri.  Cellules  épithé- 
liales presque  réduiles  à un  noyau 
poi  tan'  un  ou  plusieurs  cils  vinrati- 
ïes  dont  le  mouvement  entraîne  l’é- 
lément quand  il  est  libre — . 713. — 
Cellules  urticaiites  du  — 785. 
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Rostre  des  acariens,  7t)2. 

Rotateurs  ou  rolilères,  701». 

Rouge  d'aniline, 

H 

Sac  embryonnaire,  875. 

Salive  et  ses  depots,  T>8j. 

Sang  dans  lus  urines.  Examen  du  —, 
51»3. 

Sang,  lymphe,  chyle  examinés  au  mi- 
croscope, 500. 

Saprolegniécs.  îHO. 

Sarcode.  Gouttes  ou  globules  de — , 
503. 

Sarcoptes.  Examen  drs  préparations  de 
—,  705. 

Sarcoptes  scabiei,  707. 

Sarcoptides,  702,  708; — avicoles,  757, 
708 

Scission  et  cloisonnement  d(*s  cellules 
végétales,  889 

Sclérème.  Elude  de  la  matière  amorphe 
du—,  021. 

Scyphifliaf  7. 7. 

Sédiments  de  Turine  en  général  585; 

— épiihélaux  de  rurine,  590. 
Segmentation  du  vilellus,  ti92;  — de 
la  substance  intenuicléaire  des  épi- 
théliums, 712;  — des  cellules  végé- 
tales, 880. 

Sénmi  arlifu  iel.  275,  500. 

Séreuses,  l’réparatiou  des—,  071. 
Sérosités  cl  pus  examinés  à l aide  du 
microscope,  574. 

Séi'osités  comme  véhicules,  27i,  279. 
Silicate  de  potasse,  377, 

Simonca  ou  Demodex  fotUculorum  de 
riiomnie,  708, 

Sirop  de  sucre,  700,  852. 

Sirop  de  sucre  cl  acide  sulfurniuc.  858. 
Soie;  ses  filaments,  550;  — soie  des 
étolfcs  et  de  la  bouiTC,  980. 

Solutions  salines  servant  comme  moyen 
d’étude  et  de  préparation  dos  élé- 
ments anatomiques  et  des  tissus, 
508. 

Solution  de  térébenthine  au  chloro- 
lornie,  560;  — {le  térébenlhinu  et 
de  résines,  307. 

Sonrhus  asper,  soslalicifèfes  850. 

Soude  causti(iue  employée  comme 
moyen  d’étude,  300. 

Sparganium  ratnoHitiu,  814;  vésicules 
crislalligènes  et  cristaux  nés  de  ces 
vésicules  dans  ralbuinen  du,  — 817. 


Speriiiaties  en  général,  859;  — des 
lichens,  918. 

Spermatophores.  Préparation  des  — 

579. 

Spermatozoïdes.  I^paralions  des  — , 
578  ; — de  la  S'ercts  uttneia,  579. 
Spermatozoïdes  dans  l’urine,  592. 
Spermatozoïdes  des  crvpi(»gamcs,  800, 
897  et  WK);  — des  algues,  921, 
922;  — dps  fougères,  898. 

Sperme.  Préfiaraiion  du  — , 570. 
Spermogonie,  800;  — des  lichens, 
917. 

SphfFropfiriia^  811. 

Sphères  creuses  et  cylindres  creux, 
leur  aspect  sous  le  microscope.  iiO. 
Spirogyra.  Sa  conjugaison  ou  copula- 
tion, 922. 

Spirostomum,  891. 

Sporanges,  850;  — des  champignons, 
01)1  ; — des  algues,  920. 

Spores  el  .sporidies,  858;  — des  cham- 
pignons, 901;  — des  lichens,  917; 
— des  algues,  921. 

Sientorieiis.  Préparalion.s  des  — , 801. 
Stérigmales  des  champignons,  905;  — 
des  Ucln  ns,  918. 

Stomates  de  la  surface  externe  des 
folioles  caliciformes  des  Tradcscan- 
(ia.  805. 

StromhtdioH  suiratum,  80". 

Structure  des  éléments,  510. 
Stylcnychia,  7U8. 

Slylospores  en  général,  85H;  — des 
lichens,  917. 

Substance  amorphe  du  système  cé*rébro- 
spinal,  724. 

Substance  unissante  ou  intcrielUilairc 
des  plantes,  8.55. 

Sullatcde  fer  et  cyanure  fcrrico-polas- 
sique,  515. 

SurircHa  gemma,  son  emploi  comme 
lest-objet,  516. 

Suspenseur,  882. 

Symbiotus,  70». 

Sympathique  (Grand).  Faisceau  de 
tubes  nerveux  du  — , 058. 

Syzyyitrs.  Sa  fé*condalion  par  conjugai- 
son, 909. 

T 

Table  de  travail  dont  l'usage  est  spé- 
cial aux  reciicrches  microscopiques, 
222. 
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Tablo  de  l'appaivil  A faire  les  coupes 
minces  do  Luys,  24!). 

Taches  brillantes  et  Irisées  se  présen- 
t.ant  sous  forme  d’anneaux  concen- 
triques, 4ÔI. 

Tænia  solium  armé.  Ovule  de — , CIO. 
Tardiprades,  775. 

Teinture  aminonwcalc  docannin,  5l(i; 

— an  carmin  bleu,  310;  — A la 
fuchsine  ou  roupe  d'aniline,  320; 

— au  I leu  d'aniline  ou  aiurite  du 
commerce,  320. 

Teinture  d'iode,  plycérinc  et  eau  iodées, 
eau  bromée,  323. 

Tendineux  tTissu).  l’réparation  du  — , 
629. 

Térébenthines:  leur  emploi  pour  con- 
server les  pivpa  rations  microscopi- 
ques, 3frf  ; — solutions  et  ciments 
de  — , 300,  307. 

Terminaisons  nerveuses  dans  les 
muscles  striés.  Préparation  des  —, 
030;  — dans  les  muscles  viscéraux, 
031  ; — dans  les  membranes,  053. 
Test-objels  et  leurs  usages,  510. 

T(üt  des  échinodermes.  Pr'paration  du 

— 719. 

Texture  en  général,  518. 

Testicule.  Préparation  du  tissu  du  — 
087. 

Thcque  ou  sporange  stipité  de  CAmlus- 
/lorium,  532  ; — des  champignons, 
001. 

Tiiitiniius,  800. 

Tissus.  Données  communes  A l'cxamcn 
des  tissus,  550. 

Tissu  adipeux.  Préparation  du  — ,023. 
Tissu  lainincux.  Préparation  du  — , 
010. 

Tissu  des  nerfs.  Pn’paratîon  du  — , 

m. 

Tissu  nerveux  central.  Préparation  du 
— , 655. 

Tissu  séreux.  Préparation  du  — , 
séreux,  071. 

Tissu  musculaire  de  la  vie  animale  on 
A fibres  striées,  074  ; — préparation 
des  lésions,  077. 

Tissu  de  la  rate.  Préparation,  084. 
Tis.su  de  la  glande  coccygienne  de 
l'homme,  080. 

Tissu  testiculaire.  Préparation  du  — ( 
087. 

Tissu  rénal,  690;  — placentaire,  007  ; 

— pulmonaire,  700. 


Tissu  osseux.  Préparation  du  — , 717. 

Tissus  végétaux.  Incinération  et  coupe 
des—,  820. 

Trachées  des  insectes,  750. 

Trachéliens.  Préparations  des — , 800. 

Trachelius,  800. 

Trndesranlia.  Epiderme  et  stomates  de 
la  surlace  externe  dos  folioles  calici- 
formes, 803. 

Triblidium  ou  Uffittt^duin  Quercinum. 

Portion  de  la  coupe  transversale  d'une 
spermogonie,  830. 

Tricliiacé.s,  014. 

Trichines,  l eur  recherche,  071. 

Trichocep/iatiui  di»]>ar.  Ovule  de  — , 

010. 

Trichodhia  milia,  798. 

Trichomonas,  817. 

Trichopus  dtjxlcria,  805. 

Tube  ou  boyau  pollinique,  876;  — sa 
pénétration,  881. 

Tumeur  érectile  du  derme  cutané; 
vaisseaux  dissé(|ués  après  coagula- 
tion du  sang  dans  leur  cavité,  73. 

Tumeurs  provenant  du  tissu  lamineux 
et  dites  colloïdes,  mijaomes,  021  ; — 
d'origine  médullaire.  020;  — 

fibreuses,  029;  — fibro-colloides  et 
fibro-kystiques,  020, 

Tumeurs  des  nerfs.  Préparation  des — , 
615. 

Tiunctirsdiies  aux  liypergénèses  glan- 
dulaire, testiculaire,  708. 

Tumeurs  par  génération  hétérotiqiiquc 
secondaire  ou  consécutive  A des  lé- 
sions des  parenchymes  oti  des  épi- 
théliums muqueux  et  cutanés  (géné- 
ralisation), 709.  Culs-<lc-sacs  d’une 
tumeur  hétéradéiiique  prévcriébrale 
de  la  région  lombaire  avec  indivi- 
dualisation en  cellules  épithéliales 
par  segmentation,  712. 

Ti/roglyphus  (.Acarus)  entomophnqm 
Poussiéi'es  contenant  des  enveloppes, 
de  —,  529. 

Tyroglyphus  loiigior,  755. 

1} 

EIcère  simple  de  Tcslomac  avec  vomis- 
sements journaliers.  Cellules  du  fer- 
ment prises  dans  les  matières  vo- 
mies, 01 1 ; — du  col  utérin,  caillot 
fibrineux  sans  globules  rouges  rejeté 
sous  forme  de  pseüdo-membrane 
blanchâtre,  614. 
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Vha  lactuca.  Sporange  et  cellules  tiu 
parenchyme  de  T—,  Sb"?; — scs  zoo- 
spores, 932. 

Unitéde  mesures  micrométriques.bSO. 

Urates  alcalins  et  terreux,  î>52. 

Urédinées;  leur  préparation,  908. 

Urnuia  épUtillidû,  791. 

Uriiiaii'es  (Dépôts),  585. 

Urines  et  dépôts  urinaires.  Prépara- 
tion des — 58Ti  ; — normales,  585  ; — 
morbides,  588;  — spores  d’esi>èces 
indétfrminées  à divers  degrés  des 
modifications  qu’elles  subissent  dans 
une  — albumineuse,  590  ; — sper- 
matozoïdes dans  r — . 592;  ■ — sang 
dans  les  —,  593  ; — fibrine  dans  les 
— 595;  _ séilimenis  épithéliaux  de 
I'  595  ; — filaments  du  rein  tom- 
bés dans  les  — , 597  ; — dép<)U  d’u- 
rales  alcalins  et  terreux,  599;  — 
dépôts  d’acide  urique,  tUHl  ; — oxa- 
late  de  chaux,  002;  — Pliosphate 
ammoniaco  - magnésien  ; phosphate 
de  chaux,  605;  — carbonate  de 
chaux  dans  l’nrine,  006;  — sédi- 
ment de  cystine,  OOO. 

Usliiaginées.  Leur  préparation,  973. 

Utérus.  Ulcère  du  col  do  P — , caillot 
fibrineux  sans  globules  rouges  rejeté 
^otis  foi'inc  de  pseudo-membrane 
blanchâtre,  G14. 

Utricules  nièi'cs  polliniquc?,  87.). 

Uiricule  azoté,  primordial  oupriniilil, 

850. 

Utricules  minéraux,  864  et  999. 

V 

Vaÿiuicolai  800. 

Vaisseaux  capillaires  d’uno  turaeur 
érectile  du  derme  cutané  disswjués 
aprè.H  coagulation  du  sang  dans  leur 
cavité,  173. 

Vaisseaux  sanguins.  Préparation  des  — 
633;  — altération  des  — , 655. 

Vaucheria.  Ses  spermatozoïdes  et  scs 
zoospores,  921. 


Végétaux  et  animaux  microscopiques 
servant  à juger  lu  valeur  compara- 
tive des  objectifs,  541. 

Vers  intestinaux.  Recherche  des  omis 
des  — dans  les  fèces  des  invertébrés 
cl  des  vertébrés.  609. 

Vernis  noir,  dit  français  ou  du  Japon 
pour  cimenter,  380  ; — ù la  laque, 
38U  ; — coloré  de  Thiersch,  581 . 
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TRAITÉ 

D’ANATOMIE  PATHOLOGIQUE 

GÉNÉRALE  ET  SPÉCIALE 

ou 

DESOHimOV  ET  ICONOOILA.l’HIX  PATHOIiOOI^X 

PES  ALTÉBATIONS  MOBniPES,  TANT  LIQUIDES  QUE  SOLIDES, 
OBSERVÉES  DANS  LE  CORPS  HUMAIN, 

PAH  LE  DOCTEUn 

H.  LEBERT, 

Profrueiir  de  clioique  medicale  & runWeriUff  de  Brealau , 

Uembre  dea  Socie'tcs  anatomique,  de  biologie,  de  chirurgie  cl  me'dicale  d'oIiaerYation  de  Pai  ii, 
Lauréat  de  l'Iuatitut  de  France  et  de  PArademio  impc'riale  de  médecine  , 

CbeTalier  de  la  Légion  d’honneur,  etc. 

OUVRAGE  COMPLET,  4 volume)  grand  in-rolio  dont  2 volumes  de  chacun 
7S0  pages,  et  2 volumes  contenant  20.0  planches  in-rolio,  dessinées  d'après  nature, 
"ravées.tcolorièes  et  retouchées  au  pinceau  avec  le  plus  grand  soin,  avec  telle 
oxplicalir.  — Cetouvragea  élé  publié  en  41  livraisons.  La  41'  et  dernière  contient 
la  Tahie  générale  alphabétique. 

(Chaque  livraison  est  composée  de  30  à 60  pages  de  texte,  sur  beau  papier 
vélin,  etde  5 planches  in-folio,  gravées  et  coloriées. 

Prix  de  ehasqne  llsralaont  15  fr. 


PROSPECTUS.  ■ 

Tout  le  mondç  reconnaît  aujourd’hui  l’utilité  pratique  de  l’anatomie 
palhologiquc.  I.es  lésions,  qu’elles  soient  cause  ou  effet,  jouent  un  si 
grand  rôle  dans  l’évolution  des  maladies  , qu’il  est  presque  toujours  néces- 
saire de  les  bien  connaître  pour  porter  un  diagnosiic  précis  el  pour  diriger 
le  traitement.  L’anatomie  pathologique  est  indispensable  au  pathologiste. 

Réunir  dans  un  corps  d’ouvrage  la  description  et  l’image  fidèle  de  toutes 
les  lésions  morbides , en  laissant  aux  parties  malades  leur  forme  et  leur 
couleur  naturelles,  c’est  mettre  à la  portée  de  tout  le  monde  l’élude  d’une 
science  qui  est  devenue  indispensable  pour  le  praticien.  Déjà  plusieurs 
publications  importantes  ont  répondu  à ce  besoin  et  ont  élé  accueillies  avec 
une  faveur  marquée.  Nous  citerons  principalement  les  planches  de  Baillie, 
de  Garswcll,  et  surtout  le  grand  l'railé  d'annUmic  pat/ioloijique  de 
M.  Cruveilbier.  Ge  dernier  et  imporlanl  ouvrage  restera  dans  les  annales 
de  la  science  ccninic  un  monument  précieux  de  faits  bien  observés  el 
figurés  d’après  nature  avec  la  plus  grande  cxaclitudc.  Ces  iravaux  iiidi- 
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queront  aux  gfnéraiions  futures  l'étal  des  connaissances  anatomo-patholo- 
giques Il  l'époque  où  chacun  d'eux  a été  publié. 

Mais  l'anatomie  pathologique  , science  qui  date  à peine  d'un  siècle  , et 
qui  n'a  acquis  toute  son  importance  que  depuis  environ  cinquante  ans  , 
vient  de  subir  en  peu  d'années  de  profondes  muilincalions.  L'application 
du  microscope  i l'étude  des  lésions  lui  a ouvert  des  horizons  nouveaux  et 
l'a  poussée  dans  de  nouvelles  voies.  Il  ne  s'agit  plus  seulement  aujour- 
d'hui de  tiéterminer  la  couleur,  la  consistance  et  les  autres  caractères 
extérieurs  des  tissus  morbides;  grâce  aux  lentilles  grossissantes,  l'tril  de 
l'observateur  pénètre  jus(|ue  dans  les  replis  les  plus  cachés  de  leur  orga- 
nisation. Ce  nouveau  et  puissant  moyen  d'investigation  a erfeclué  depuis 
quinze  ans  une  révolution  complète  dans  ranatoniie  pathologique  ; on 
jveut  dire  hardiment  que  les  iconographies  pathologiques  anciennes  ne 
suffisent  plus  aux  besoins  de  notre  époque , et  il  est  devenu  nécessaire  de 
publier  une  nouvelle  anatomie  pathologique  avec  planches , conçue  sur  un 
plus  vaste  plan  et  en  harmonie  avec  l'état  actuel  de  la  scienre. 

Nul  n’était  en  état,  mieux  que  >1.  Lehert,  d'entreprendre  cette  tâche 
immense  ; c’est  lui  que  l’on  considère  , à juste  titre , comme  le  fonda- 
teur de  l’école  micrographique  française.  Membre  assidu  de  la  Société 
anatomique,  où  viennent  toutes  les  pièces  patliologi(|ues  iuqiortanles 
des  hôpitaux  de  l’aris,  il  a constamnicnl  fréquenté,  pendant  plus  de  dix 
ans  , les  grands  services  de  médecine  et  de  chirurgie  , recueillant  d'abord 
les  observations  an  lit  des  malades  , puis  assistant  aux  autojrsies  ou  les  pra- 
tiquant lui-mème  , examinant  successivement  les  pièces  pathulogi(|ues  â 
l'œil  nu  , au  microscope  , faisant  de  fréquents  appels  à l'art  des  injections 
et  à l'analyse  chimii|ue,  mettant  en  usage  , en  un  mot,  tous  les  moyens 
connus  d'ulvservation  et  d'investigation. 

Toutes  les  pièces  ini|)ortantes,  recueillies  pendant  celle  longue  période 
d’études  continuelles  , otit  été  lidèlcment  reproduites,  sons  sa  direction  , 
par  l'habile  pinceau  de  M.  Lackerbauer.  Les  dessins  microscopiques  ont 
été  exécutés  soit  par  cet  artiste  distingué,  soit  par  >1.  Lehert  lui-mème. 
C’est  seulement  lorsque  ces  immenses  matériaux  ont  été  enlièremeul 
recueillis,  que  l’auteur,  groupant  ses  planches  et  dépouillant  ses  observa- 
tions, a entrepris  la  rédaction  définitive  d'un  ouvrage  commencé  depuis  si 
longtemps. 

Cette  rédaction  était  déjà  fort  avancée  lorsf|ue  M.  Lehert  fut  appelé, 
d’aborden  18ô3,  par  l’Université  de  Zurich  au  i>oste  éminent  de  Professeur 
de  Clinique  médirale  et,  en  1859,  à la  chaire  plus  iiu|)oi  tante  encore  de 
Professeur  de  Clinii|uc  dan^  la  célèbre  Université  de  Breslau.  Lu  quittant 
Paris  où  s’étaient  écoulées  les  plus  belles  auitées  de  sa  vie  scientifi(|ue , 
M.  Lehert  ne  se  sépara  pas  sans  regret  des  maîtres  illustres  qui  l'avaient 
libéraiement  accueilli  et  des  savants  plus  jeunes  qui  l’avaient  fraternelle- 
ment secondé  dans  scs  travaux.  Ces  souvenirs  lui  sont  toujours  chers  : il 
se  plaît,  dans  son  Introduction,  à rappeler  les  services  que  lui  ont  rendus 
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MM.  .Vndial,  Cruveilhier,  Larrey,  I.enoir,  Louis,  Rayer,  Ricord, 
Robert  et  Velpeau,  en  mettant  à sa  disposiiion  les  richesses  de  leurs  ser- 
vices d'hôpital;  MM.  Claude  Bernard,  Broca,  Ftillin,  Leudet,  Ch.  Rubin 
et  Vcrnciiil , en  lui  prôtant  l'appui  de  leur  amitié  dévouée  et  le  concours 
de  leur  zèle  éclairé. 

Placé  depuis  douze  ans  à la  tête  des  grands  hôpitaux  de  Zurich  et  de 
Breslaii,  où  plus  de  cent  malades  sont  constamment  cuiiFiés  à ses  soins, 
M.  Lebert  a continué  à recueillir  dc.s  faits  nouveaux  pendant  la  publication 
de  cet  ouvrage.  A mesure  que  ces  faits  se  produisaient  sous  ses  yeux,  il  les 
a comparés  ï ceux  qu'il  a si  laborieusement  recueillis  dans  les  hôpitaux  de 
Paris;  il  a contrôlé  et  complété  ainsi  chaque  jour  les  résultats  de  ses  pre- 
mières oBservations.  C’est  pour  ainsi  dire  au  lit  du  malade  qu’il  a achevé  la 
rédaction  du  texte,  complété  l’atlas  par  l’additiou  importante  de  figures-types. 

Après  rexamen  des  planches  de  M.  Lebert , l'un  des  professeurs  les 
plus  compétettts  et  les  plus  illustres  de  la  Faculté  de  Paris  écrivait  : • J'ai 
admiré  l’exactitude,  la  beauté,  la  nouveauté  des  planches  qui  cotnposent 
la  majeure  partie  de  cet  ouvrage;  j'ai  été  frappé  de  l'immensité  des 
recherches  originales  et  toutes  propres  à l’auteur  qu'il  a dû  exiger.  Cet 
ouvrage  na  pas  d'analogue  en  France  ni  dans  aucun  autre  pays.  » 

Cet  important  ouvrage  se  compose  de  deux  parties. 

Après  avoir,  dans  une  introduction  rapide,  présenté  l'histoire  de  l’ana- 
tomie pathologique  depuis  le  xvi"  siècle  ju.squ’à  nos  jours,  M.  Lebert  em- 
brasse dans  la  première  partie  de  son  livie  I’Anatomie  pathologique 
Générale.  Il  passe  successivement  en  revue  l’Hyperhéinie  et  l'iuflamma- 
tion  , rcicération  , la  Gangrène,  l’Hémorrhagie,  l'Atrophie,  l’Hypertro- 
phie, glandulaire  en  particulier,  les  tumeurs  (qu’il  divise  eu  productions 
Hypertrophiques,  Homwomorphes  hétérotopiques,  Hétéromorphes  et  Pa- 
rasitiques), enfin  les  Vices  congénitaux  de  conformation.  Celte  première 
partie  C(unprend  les  pages  1 à ô26du  tome  I",  et  les  planches  I à 61. 

La  deuxième  partie,  sous  le  nom  d’ANATOMiK  pathologique  spéciale, 
traite  deS  lésions  considérées  dans  chaque  organe  en  particulier.  .M.  Lebert 
étudie  successivement  dans  le  livre  I (pages  A27  à 581,  et  planches  62  à 78) 
lesnialadiesdu  Cœur  et  des  Artères,  les  altérations  des  Veines,  des  Vaisseaux 
et  Glandes  lymphatiques  ; dans  le  livi  e II , les  maladies  du  Larynx  et  de  la 
Trachée,  des  Bronches,  de  la  Plèvre,  de  la  Glande  thyroïde  et  du  Thymus 
(pages  582  à 753  et  planches  79  à 95).  Telles  sont  les  matières  traitées 
dans  le  I"  volume  du  texte  et  les  lésions  figurées  dans  le  tome  I"de  l’atlas. 

Avec  le  tome  II  commence  le  livre  III,  qui  comprend  (pages  1 5 132  et 
planches  95  5 105)  les  Maladies  du  système  nerveux,  de  l'Encéphale  et  de 
ses  memhranes,  de  la  Moelle  épiniére  et  de  ses  envelop|)es,  des  Nerfs,  etc. 

Le  Livre  IV  (pages  133  à 327  et  planches  105  à 135)  est  consacré  aux 
Maladies  du  tube  digestif  et  de  ses  annexes  (maladies  du  Foie  et  de  la 
Rate,  du  Pancréas,  du  Péritoine,  altérations  qui  frappent  le  Tissu  cellu- 
laire rétro- péritonéal,  llémorrhoïdes). 
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Le  Livre  V (pages  326  ii  381  et  planches  136  i 162)  traite  des  maladies 
des  Voies  urinaires  (maladies  des  Reins,  des  Capsules  surrénales,  Altérations 
de  la  Vessie,  Altérations  de  l’Urèthre). 

Le  Livre  VI  (pages  382  à et  planches  1A3  ï 16^},  sous  le  titre  de 
Maladies  des  organes  génitaux,  comprend  deux  sections  : 1°  .Altérations 
anatomiques  des  organes  génitaux  de  l'homme  (Altérations  du  pénis  et  du 
scrotum.  Maladies  de  la  prostate,  maladies  des  glandes  de  Méry  et  des  vési- 
cules Semmalt,  Altérations  du  Testicule  et  de  ses  enveloppes)  ; 2°  Maladies 
des  organes  génitaux  de  la  femme  (maladies  de  la  vulve,  du  vagin,  de 
l'utérus,  des  mamelles,  etc.}. 

Le  livre  VII  (pages  ASS  à 60A  et  planches  163  à 182)  traite  des  mala- 
dies des  Organes  de  la  locomotion,  des  Os  et  des  Articulations,  des 
Aluscles,  etc. 

Le  livre  VIII  (|>ages  603  È 658  et  planches  183  li  196)  ; Anatomie  pa- 
thologique de  la  |>eau. 

Le  livre  IX  (pages  662  à 696  et  planches  197  b 200)  : Changements 
moléculaires  que  les  maladies  produisent  dans  les  tissus  et  les  organes  du 
corps  humain.  — Table  générale  ALPH.vBÉrtQiE , 38  pages. 

L'œuvre  de  M.  Lebert  acquiert  ainsi  une  grande  utilité  pratique. 
Nous  croyons  que  cela  suflit  pour  prouver  que  l'ouvrage  n’a  pas  été 
conçu  sous  le  point  de  vue  exclusif  de  la  micrographie,  f’uur  M.  Lebert, 
le  microscope  n’est  pas  Vultima  ratio  de  l'anatomie  pathologique;  c'est 
un  moyen  de  plus  ajouté  aux  autres,  et  son  rôle  ne  commence  qu'apiès 
l'observation  exacte  des  symptômes  et  l’étude  rigoureuse  de  Tous  les 
caractères  visibles  b l’œil  nu.  Au  surplus,  nous  croyons  inutile  d'in- 
sisier  plus  longtemps  sur  la  manière  de  voir  de  l'auteur  dont  le  but  constant 
a été  l’union  de  la  clinique  et  de  l'anatomie  pathologique,  aiiLsi  que  leur 
application  au  perfectionnement  de  la  thérapeutique. 

BOUCHUT  (E  ).  niou¥«aax  eirmcnts  i^nlholoRle  générale  et  de 
aémioiogie.  Comprenant  : la  nature  de  l'homme,  l'histuirc  générale  de 
la  maladie,  les  diiïérentes  classes  de  maladie,  l'anatomie  pathologiipie 
générale  et  l'histologie  pathologique,  le  pronostic,  la  thérapeutique  gé- 
nérale; les  éléments  du  diagnostic  par  l'étude  des  symptômes  et  l’emidoi 
des  moyens  physiques  : auscultation,  percussion,  cérébroscopie,  buyn- 
goscopie,  microscopie,  chimie  pathologique,  spirométrie,  etc.  Deuxiciiir 
édition,  revue  et  augmentée.  Paris,  1869,  1 voL  gr.  in-8  de  1312  pages, 
avec  282  ligures.  18  l'r. 

— Le  même,  cartonné  en  toile.  20  l'r. 

CBDVEILHIER  (J.).  Traité  d'unnlomie  pathali^tqnr  générale.  Ouvrnga 
fomplet.  Paris,  18A9-186!»,  5 vol.  in-8.  33  l'r, 

Sé|)arément  : Tome  V et  dernier,  Dégénérations  avéolaires  et  'gélatini- 
formes,  Dégénérations  cancéreuses  proprement  dites,  par  J.  CKiiVEiLitiEK  ; 
Pseudo-cancers  et  Tables  alphabétiques,  par  Ch.  HouëL.  Paris,  186A,  in-8 
de  A20  pages.  7 Ir. 

l*ariB.  — Imprimrrii-  «Je  Ë.  MAnTU«i.T,  rue  Miguon,  8. 
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LEÇONS 

SUR  LA  PHYSIOLOGIE  COMPARÉE 

DE  LA  RESPIRATION 

PROFESSÉES  AU  MUSÉUM  D HISTOIKE  NATURELLE 

Par  Paul  SERT, 

Pror..s»cur  «Itf  ].b>  ^inlngi,.  cum]>Br^  B l'Acailétuîe  Je*  sciences. 

1 vol.  in-8  de  500  pages,  avec  150  figures.  — 10  fr. 

LEÇONS  SUR  LES  HUMEURS 

NORMALES  ET  MORBIDES  Dü  CORPS  DE  L HOMMB 
Professées  à la  Kaciilié  de  médecine  de  Paris 
Par  CH.  ROBIN 

ProfcsMur  à la  Facultù  ilt*  méilccine  dp  Pnrii,  tneail>r«‘  de  l'inatitut 
•;t  de  i’Ai-«détnie  de  in^deetrir. 

Paris,  1807, 1 vol.  iii-g°  de  016  pag.  avec  ‘lù  lig.  inlercalécs  dans  le  lexie  : lU  fr. 
PROGRAMME 

DU  COURS  D’HISTOLOGIE 

Professé  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris 

Par  OH.  HOBnt 

Dauxièmo  -èdiUon,  revue  et  développée.  Paris,  1870,  iu-8''  de  il-A16  p.  — 6 fr. 

MÉMOIRE  SUR  L’ÉVOLUTION  DE  Là  NOTOCORDE 

DE.S  CAVTTIÏS  DES  DISDUES  IM'i: ltVEI\TÉBltAU.\ 

ET  DE  LEl'R  CUNTENU  CElATLSEEX 

Par  Charles  HOBIN 

In-fi'’  de  212  pages  avec  12  planches  gravées.  12  fr. 

TR4ITË  DE  CHIMiË  ANATOIHIQIE  ET  PHYSIOLOGIQUE 

HOKMAX.E  ET  PATHOEOGIOUE 

OU  DES  PRINCIPES  ISIMÉDIATS  NORMAUX  ET  MORBIDES 
OUI  CONSTITUENT  LE  CORPS  DE  L’HOMME  ET  DES  MAMMIFÈRES 
Par  Cli.  HOniN  et  VEliüElL 

3 forts  volumes  in-8,  avec  allas  de  55  plaiiclies,  en  pariicculoriéc.s.  36 fr. 

HISTOIRE  NATURELLE  DES  VÉGÉTAUX  PARASITES 

QUI  CBOISSEKT 

SUR  L’HO.\lME  UT  lÆS  ANIMAUX  VIVANTS 

Pur  Ch  UOBCV. 

1 vol.  in-8  de  700  pages,  avec  allas  de  16  pluiiclies  en  partie  culnriées,  16  fr. 

ÉTUDES  SUR  LA  TUBERCULOSE 

PREUVES  IIATIONNELLES  EXPERIMENTALES  DE  SA  SPÉCIFICITÉ 
ET  DE  SON  INOCULAHIUlE 
Par  le  Hooteur  J.-A.  VII.T.T.MIN 

ProfcRsenr  4 l'Ecole  impéhali.i  du  VaJ-dc>Grère. 

1867,  in-8°  de  650  pages,  8 fr. 
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male, Cites,  Exophthahnic. 

DENUCÉ,  imittsspiir  A l'Eudc  de  nifdccino'dc 
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fernet(6m.L  D.  M.  P.  — Douche,  Coma- 
lesceilée,  Diaphragme,  Dysphagie.^ 

FOURNIER  lALAnsDl,  iiiü  Icciii  ileiT  lid|i1Uux  do 
ParL«,  prefesieiir  agrdgé  A la  Fatuid  de 
niiîilecine.  — .tdhérences.  Alcoolisme,  Dida- 
nitc,  Dleimorrhagu-,  Dubôii,  Chancre. 
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CIRALOÊS,  ch  nirelc.n  des  liÂpiiaüx.  — ,4i^u- 
pressure  Anéslhesiqurs,  Anus. 

GOSSELIN,  prufeFscur  à la  F.tcuUi!  de  in^d|^ 
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Albumhiurte,  Amylutile,  Angfnè  de  poi- 
trine. Aimplrxie,  Itile,  Broinee  iVatniltr), 
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JAVAL  D.  I.  P.  — Emmétropie. 

JEANNEL,  pbarmacifn  en  chef  k I hôpital  mi- 
liuirc  Sainl-SIarlin  à Paris. — Copahu.Cu- 
bèbe,  Ih^uratif,  Embaumementiy  Émol- 
lient», Ether,  Extrait»,  etc. 

K<EBEHt.É.  professeur  agrégé  i Strasbourg.  — 
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LANNELONGUE(o.).  chirurgien  des  hôpitaux, 
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MARCÉ,  professeur  agrégé  à la  Faculté  de  mé- 
decine de  Paris.  — Catalepsie. 

MARCHAND  (L.),  professeur  agrégé  i l'Ecole 
supérieure  de  pliarmacie.  — Baumes,  Bel- 
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MARTINEAU,  1).  M.  P.  — AjilUhes,  Céphalal- 
gie. Colique,  Coma,  Constipation,  Cra- 
chats. Dermalgie,  Émaciation,  Epistaxis. 

MICHEA,  D.  H.  P.  — Démonomame,  Dyna- 
momètre, Dynamoscopie,  Extase. 

MOTET,  D.  M.  P.  — Cauchemar. 

NÉLATON,  membre  de  l'Institut,  professeur  1 
la  Faculté  do  médecine  — Artères. 

OLLIVIER,  médecin  des  hôpitaux,  professeur 
agrégé  i la  Faculté,  et  bergeron,  D.  U.  P. 
— Aphonie,  Argent.  Calcul. 

ORÉ,  professeur  à I École  de  Bordeaux  — Ali- 
ment, Bains,  Dégagement,  Bronches,  Dé- 
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PAIN  (a.),  D.  M.  P.  — Asiles  (Asiles  d'aliénés, 
asiles  do  convalescents,  sallcsd'asile),PoucAe 

PANAS,  chirargicn  de  l'hôpital  Saint-Louis, 
professeur  agrégé  i la  Faculté.  — Articu- 
lations, Cicatrices,  Cicatrisation,  Épaule. 

RANVIER  (L.),  D.  M.  P.  — Capillaires  [Vais- 
seaux), Ejiithélium. 

RAIMBERT.  D.  M.  P — Charbon  (aftccUons 
charbonneuses). 


RAYNAUD,  médecin  des  hôpitaux  de  Paris, 
professeur  agrégé  à la  Faculté  de  médecine, 

— Albinisme,  Artères  (maladies).  Atijgos 
(Feiuc),  Cachexies,  Cases  (l'eiiiea),  Çaitr 
(anonuliea,  patlioisjio),  Diathèse,  Erysi- 
pèle (avec  Gossrua). 

RICHET,  professeur  à la  Faculté  do  médccine.- 

— Anévrysmes,  Carotide,  Clavicule. 

RICORO,  «x-chimrgieu  de  l'hôpital  du  Vidi, 

H.  A M.  — Antiaphrodaiaques , Aphro- 
disiaques. 

RIGAL  (sua.),  D.  M.  P.  — Exutoires. 

ROCHARO  (a  ),  premier  chirurgien  en  chef  de 
la  marine.  — Acclimatement,  Air  marin. 
Béribéri,  Climat,  Dengue,  Drainage  chi- 
rurgical. 

ROUSSI  N (a.),  professeur  agrégé  à l'Ecole  du 
Val-de-  Grèce.  — draeiiic.  Catalyse.  Cham- 
jngnons.  Cuivre,  Désinfectants,  Digitale, 
Empoisonnement. 

SAINT-GERMAIN  (oe),  chirurgien  des  hôpi- 
taux. — Amygdales,  Charpie,  Circoiirisiort. 
Crâne,  Electricité  (applic.  à la  chinirgie  et 
sataccoacbcmcats),Encephaloeèle,Eponge. 

SARAZIN  (cl.,  professeur  agrégé  i Strasbourg. 
— Ambiilaiices,  Appareil,  Atrophie.  Ban- 
dages, Caoutchouc  (thérapculiijue  cliirur- 
giciile).  Caustique,  Cautère,  Cautérisation, 
Coiiipressiun , Coinjiresseur,  Cou , Dent, 
Dentition. 

SCe  (a.l,  professeur  i la  Faculté  de  médecine 
de  Paris  — Asthme. 

SIMON  (a.),  nié'deciii  des  hôpitaux  de  Paris. — 
Atrophie  iiiuseutaii  e progressive.  Chorée, 
Contracture,  Croup. 

SIREDEY,  médecin  des  hôpitaux  de  Paris.  — 
Douche.  Dysménorrhée,  Emménagogues  - 

STOLTZ,  doyen  de  la  Faculté  do  médecine  i* 
Strasbourg.  — Accouchement,  Césarienne 
[Opération],  Couches,  I^stociè.  - 

TAROIEU,  professeur  à la  Facullé  de  médecine 
de  Paris.  — Air,  Arsenic,  Asplwxie,  Avor- 
tement, Blessures,  Digitale,  Eaux  miné' 
raies  (statistique,  régime  adininistralii;, 
Em/ioisonnement,  Exhumation. 

TARNIER,  chirurgien  de  la  Maternité,  profes- 
seur agrégé  i la  Faculté.  — Céphalatm 
tome.  Cordon  ombilical.  Embryotomie.  ^ 

TROUSSEAU,  professeur  à la  Faculté  de  inéde-f 
cine.  — Ataxie  locomotrice  progressive. 

VAILLANT  (L.l,  répétiteur  A l'Ecole  pratique 
des  liaules  études.  — Entosoaires,  Éjioiige. 

VALETTE,  professeur  i l'Ecole  de.  Lyon.  — 
Coxalgie,  CystUe,  Cystucèle,  Écrase 
linéaire. 

VERJON,  0.  II.  P.,  inspecteur  des  eaux  de 
Plombières.  — Eaux  minérales,  etc. 

VOISIN  (s.),  médecin  de  l'hospice  do  la  Salpé- 
trière. — Amnésie,  Aphasie,  Curare  (elfet* 
thérapeut.).  Épilepsie. 
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VOICI  LE  BUT,  L'ESPRIT  ET  LA  FORME  DU  ÜOÜYEAU  DICTlOXNAt HB 

Son  bat.  C'esl  de  rendre  service  à tous  les  praticiens  qui  ne  peuvent  se  livrer  & 
de  longues  recherches,  faute  de  temps  ou  faute  de  livres,  et  qui  ont  Dcsoiii  de  trou- 
ver réunis  et  comme  élaborés  tous  les  faits  qu’il  leur  imprte  de  connaître  bien; 
c'est  de  leur  offrir,  sous  un  nombre  de  vingt-huit  à trente  volumes,  une  exposi- 
tion, une  description  détaillée  et  proportionnée  à la  nature  du  sujet  et  à son  rang 
légitime  dans  l'ensemble  et  la  subordination  des  sciences  médicales. 

Son  eaprit  et  an  forme.  Le  Nouveati  Dictionnaire  est  une  analyse  des  tr.'- 
vaux  des  maîtres  français  et  étrangers,  empreinte  d'un  esprit  de  critique  éclai;  é 
et  élevé;  c’est  souvent  un  livre  neuf,  par  la  publication  de  matériaux  inédits  qui, 
mis  en  œuvre  par  des  hommes  spéciaux,  ajoutent  une  certaine  originalité  à.  la 
valeur  encyclopédique  de  l’ouvrage;  enfin  c'est  surtout  un  livre  pratique.  La 
auteurs  ont  présent  à l'esprit  qu'ils  écrivent  pour  des  praticiens,  en  profitant  i!e 
ce  que  l'observation  a pu  recueillir  de  véritablement  utile  et  applicable  : tout  ce 
qui  tient  A la  pratique  de  l'art,  tout  ce  qui  peut  contribuer  à rendre  les  opér.» 
tions  de  la  thérapeutique  médicale  et  chirurgicale  plus  sûres  et  plus  faciles,  y est 
l’objet  de  dévelop(>cments  étendus  et  y occupe  la  plus  large  place.  Aucune  d -a 
branches  des  connaissances  médicales  n'est  négligée  dans  ce  Dictionnaire,  ma.s 
elles  n'y  sont  utilisées  que  pour  le  diagnostic  et  le  tiaitement  des  maladies.  C'est 
dans  cet  esprit  pratique  qu’y  sont  présentées  des  notions  indisjiensables  de  phy- 
siologie et  de  pharmacologie. 

Nous  avons  adopté,  toutes  les  fois  du  moins  que  le  sujet  nous  a paru  l'exiger,  le 
système  des  monographies,  et  nous  avons  exposé  dans  un  seul  cliapitre,  divisé  en 
plusieurs  articles,  les  diverses  ]>urtics  d'une  même  question,  sans  nous  préo<- 
cuper  de  l'ordre  alphabétique.  Nous  avons  décrit  au  mot  cœcR,  au  mot  estomac, 
au  mot  FOIE  presque  toutes  les  maladies  dont  ces  organes  sont  le  siège;  nous 
avons  rapprté  au  mot  sensibilité  toutes  les  altérations  morbides  de  cette  fonc- 
tion, et  nous  avons  réservé  pour  le  mot  hèvre,  non-sculcment  l'étude  de  la  fièvic 
en  général,  mais  aussi  celle  des  diverses  espèces  de  pyrexies.  C’est  ainsi  qu  à 
propos  d’un  organe  ou  d'une  région,  l’auteur  décrit  sommairement  l’anatomie 
chirurgicale,  les  anomalies  anatomiques  de  cet  organe  ou  de  cette  région  ut 
prépare  le  lecteur  A lire  avec  fruit  l’exposé  des  diverses  lésions.  A propos  d’un 
médic.Tment,  il  en  donne  l'histoire  naturelle,  la  composition  cliimique,  le  mode 
de  préparation,  l'actioh  physiologique  et  les  effets  Ihérapeutiijues. 

Ce  qui  constitue  ime  innovation  importante,  c'est  l'addition  de  figures  dessinées 
et  gravées  sur  bois  et  intercalées  dans  le  texte  : premier  exemple  de  l'iconogm- 
phie  appliquée  à un  répertoire  encyclopédique  des  connaissances  médicales.  L'u- 
tilité des  représentations  figurées  dans  l’élude  des  sciences  est  évidente  ; la  descrip- 
tion la  plus  complète  d’un  objet  ne  saurait  valoir  le  commentaire  lumineux  de  sou 
image,  qui  simplifie  et  facilite  l’expositiou,  qu'il  s’agisse  de  médecine  opératoire, 
d'anatomie  chirurgicale,  d’aiutomie  pathologique,  d’appareils,  d'instruments,  do 
physiologie,  etc. 


£nvoi  mAMCO  par  la  posté  contre  nn  Mandai 
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La  publication  d’un  Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurç/ie  réclamait  la  coopération 
d'une  association  de  médecins  et  de  chirurgiens  dont  le  noinbro  fdt  asez  considérable 
pour  que  chacun  pût  n'y  tiaitcr  que  des  objets  les  plus  habituels  do  ses  recherches. 

Lorsqu’une  publication  est  aussi  avancée,  le  mieux  est  de  signaler  quelques-uns  des 
articles  avec  le  nom  des  auteurs  qui  les  ont  rédigés.  Ils  sont  placés  A la  tête  de  la  pra- 
tique dans  les  grands  hôpitaux  de  Paris,  de  Strasbourg,  de  Bordeaux,  etc.,  ou  de  l’en- 
seignement dans  les  Facultés  et  les  Écoles  secondaires  de  médecine.  C'est  de  ces  efforts 
réunis  qu'est  sorti  le  Nouveau  Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  pratiques,  si 
favorablemei4  jugé  dans  la  presse  médicale. 

Récemment,  en  rendant  compte  des  douze  premiers  volumes,  lé  rédacteur  en  chef  de 
rVnion  médicale,  U.  Amédée  Latour,  membre  de  l’Académie  de  médecine,  qualiGait  le 
Dictionnaire  de  • publication  sérieuse,  A laquelle  'collabore  l’élite  de  nos  confrères  de 

< Paris  et  des  départemenis,  expression  fidèle  de  l’état  de  la  science  et  de  l'art  A une 
« époque  donnée  et  par  toute  une  génération.  LA  se  trouvent  précisément  le  caractère  et 

< l'utilité  du  Dictionnaire,  et  par  lA  s'explique  son  succès,  s 

Après  avoir  signalé  quelques-uns  dus  articles  que  l’ordre  alphabétique  a groupés  dans 
les  douze  volumes  parus,  M.  Latour  ajouta  ' « Ces  monographies  alphabétiques  sont 

• rédigé-qs  ovec  concision,  présentent  fidèlement  l’état  du  la  science,  rappellent  succinc- 

• tement  le  passé  et  indiquent  une  bibliographie  suffisante. 

< Tels  sont  les  caractères  çsliinahles  du  Dictionnaire  édité  par  J.-D.  Baillière  et  qui 
« lui  ont  assuré  dès  le  début  un  succès  qui  va  toujours  croissant.  A.  Latocii.  > 

tUnion  médicale,  1870.) 

Nous  n’evons  rien  A ajouter  A ce  jugement,  qui  résume  porfaiteiuent  nos  intentions, 
intentions  réalisées  jusqu'ici,  nous  l’espérons,  et  qui  le  seront  complètement  dans  un 
avenir  prochain.  * 

Le  Nouveau  Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  pratiques  se  compoien  d’en- 
viron 28  volumes  grand  in-8,  cavalier,  de  800  pages.  Prix  do  chaque  volume,  10  fr. 

Les  tomes  1"  A XIII  sont  en  vente  et  les  voluiivis  suivants  se  succéderont  sans  intei^ 
ruption  de  quatre  mois  en  quatre  mois. 

Les  volumes  sont  envoyés  franco  par  la  poste,  aussitôt  leur  publication,  aux  souscrip- 
teurs des  départements,  sans  augmentation  sur  le  prix  fixé. 


A la  même  librairie  ; • 

FORMULAIRE  OFFICINAL  ET  MAGISTRAL 

ISTEHNATIONAl 

COMPRENANT  ENVIRON  QUATRE  MILLE  FORMULES 
Tirées  ées  planiMcaivn  léfiilM  de  !•  Priiuce  et  de  rrlranter  ou  cmprunlecs  i lA  prallque  des  ibém- 
pculivles  et  de»  ptiarmaL-e)osi,ti:A,  avec  tcv  indualieiiv  ihijiepcetiquc,,  le,  doses  dey  buUsteocei 
tiisplei  et  coaipMées,  le  mode  d'admimslnilkin,  l'ein|dei  de,  mistnainonls  uouvtaus,  etc; 

ET  SUIVI  b'UN  «EMOIIIAL  TnÉlURElTlQUE 
Par  le  D"  4.  JEAIMICIÙI. 

..  VbaïueiM  principal  da  premiice  cluee.  pturtnacien  ep  cMI  de  l'Iidpilal  Sanl-llArlia,  a Pans 

1870,  in-18  de  plus  de  1,U0U  page»,  cartonné . . ...  . 6 fr 

Envoi  FRAnCO  par. U ponte  conlra  aa  —-"-f-f 
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INTRODUCTION  A L’ÉTUDE  DE  LA 

ZnÉDECXNE  EXPÉRIMENTALE 

Par  CLAUDE  BERNARD 

Membre  de  riaslitut  de  France  (Académie  des  teienrca),  {•rufesAt-iir  <li*  physiologie 
au  Collège  de  Franco  et  k la  Faculté  dos  acieoerfl. 

Paris,  1865,  in-8  de  400  pages.  — 7 fr. 

Cet  ouvrage  présente  le  tableau  des  doctrines  et  des  faits  exposés  par  le  professeur 
dans  les  cours  du  Collège  de  France  et  de  la  Sorbonne,  depuis  la  dernière  publication 
de  tS59  jusqu’à  la  6n  du  deuxième  semestre  de  1365. 

LEÇONS  DE  PATHOLOGIE  EXPÉRIMENTALE 

PROFESSÉES  AO  COLLÈGE  DE  FRANCE 
Par  CLAUDE  BERNARD 
1870  , in-8  d’environ  600  pages. 

M:G0\S  de  physiologie  PAPKUniKVTALË 

APPLIQUÉE  A LA  MÉDECINE 
FAITES  AO  COLLÈGE  DE  FRANCE 

Par  CUUDE  BERNARD 

Paris,  1855-1856,  2 vol.  in-8,  avec  100  figures,  — 14  fr. 

LEÇONS  SUR  LES  EFFETS 

DES  SUBSTANCES  TOXIQUES  ET  MÉDICAHENTEUSES 

Par  CUUDE  BERNARD 

Paris,  1857,  1 vol.  in-8,  avec  32  figures.  — 7 fr. 

LEÇONS  SUR  LA  PHYSIOLOGIE  ET  LA  PATHOLOGIE 

DU  SYSTEME  NERVEUX 

Par  CUUDE  BERNARD 

Paris,  1858,  2 vol.  in-8,  avec  79  figures.  — 14  fr. 

UGONS  SDR  US  PROPRIÉTÉS  PHYSIOLOGIQUES  KT  LES  ALTÉRATIONS  PATH0L06IQDKS 

DES  LIQUIDES  DE  L’ORGANISME 

Par  CUUDE  BERNARD 

Paris,  1859,  2 vol.  in-8,  avec  figures.  — 14  fr. 

Ai\AT0»lË  PATIIOLOGiül’i:  DG  CAi\CËIt 

Par  le  Docteur  P.  BROGA 

Profes9«ur  A U Forulié  «le  méd«i’ini‘  de  Paris. 

Paris,  1852,  in-4  de  370  pages,  avec  une  planche  lilliographi'’e.  — 7 fr. 

DE  LA  BILE  ET  D2  SES  MALADIES 

Par  le  docteur  FAUCOXNCAL'-DUFnESNC 
, Paris,  18*7,  in-A  de  AOO  pages.  — 5 fr. 

DR  PHYSIOLOGIE 

Par  J.  .MULLER, 

TRADUIT  DE  L’ALLEMAND  SDH  LA  DERNIÈRE  ÉDITION  PAR  A.  J.  L.  JOURDAN. 
DEDXIÉME  ÉDITION  REVUE  ET  ANNOTÉE  FAR  É.  I.ITTItÉ. 

Accompagnét  de  320  figurée  intercaiéee  dans  le  texte  etdel  planches  gravies. 
2 forts  volumes  grand  in-8  de  chacun  840  pages.  — Prix  : 20  fr. 

ENVOI  FRANCO  CONTRE  UN  MANDAT  SUR  LA  POSTE. 
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LEÇONS  SUR  LA  PHYSIOLOGIE  COMPARÉE 

DE  LA  RESPIRATION 

PROrESSËKS  AU  MUSÉUM  d’hISTOIRK  NATURELLE 

Par  Paal  BEBT, 

phvtii"l*>gie  cumpurv»  à i'Académis  de»  tcicoM». 

1 vol.  Id-8  de  500  pages,  avec  150  Ggures.  — 10  fr. 

couas  DE  raiCROSGOPIE 

coiPiiimiiii  ses  hcsis  itsiuLis 
ANATOMIE  MICROSCOPIQUE  ET  PHYSIOLOGIQUE 
DES  FLUIDES  DE  L'ËGONOMIE 

Par  le  docteur  Al.  DOBOVÉ 

fUctew  d*l'Av»<témk  d«  Moolpelllrr,  et>ctieX  4«  cltHique  de  la  f araite  de  mMcdne  de  PAril* 

in-8  de  550  pages.  — Prix  : 7 fr.  50  c. 

ATLAS  l)V  COURS  U£  NICKOSCOPIE, 

exécuté  U'APHES  natuub  au  miuroscope  daguerréotype 

Par  le  daclear  A.  DONNÉ  e«  !..  FMJCAULT. 

un  volume  la-folio  de  20  plancheE  griveeR , avec  an  lexle  deacripUf Prix  i 10  (r. 

DU  MICROSCOPE  ^ 

DE  SES  APPLICATIONS  A L’ANATOMIE  PATHOLOGIQUE,  AU  DIAGNOSTIC 
ET  AU  traitement  DES  MAUDIES 

Par  H.  MICBEI. 

ProleSBOur  à U FaculU*  de  médcciDC  de  Straebourg, 

Paris,  1857,  in-5  de  200  pages,  avec  5 planches.  — 3 fr.  60 


ANATOMIE  MICROSCOPIQUE 

Par  le  doctenr  L.  lAHDL 

Professeur  d’anaiomie  microscopique. 

Ouvrage  complet,  2 volumes  In-follo  avec  92  planches.  — Prix  : 276  fr. 

Le  tome  I",  Histologie,  est  divisé  on  deux  séries  : Tissus  et  organes;  — liquides 
organiques.  Un  volume  in-folio,  avec  52  planches,  publié  en  26  livraisous. 

Le  tome  II,  Histogenèse  ou  Hcc/ierc/ies  sur  le  déueloppement,  l'accroissement  et 
la  reproduction  des  élémenti  microscopiqiies  des  tissus  et  des  liquides  organiques 
dans  Tœuf,  l'embryon,  les  animaux  adultes  à l'itat  normal  et  pathologique.  Un 
volume  In-folio,  avec  AO  pbnches,  publié  en  20  livraisons.  Prix  : 190  (r. 

Prix  de  chacune  des  dernières  livraisons,  séparément  ; 6 fr. 

LA  PHOTOGRAPHIE  ' 

ÂPPLiaUÈE  m RECHERCHES  MlCROGRÂPHiaUES 

Par  L lOlTESSlER 

Professeur  agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier. 

Paris,  1867, 1 vol.  In-18  Jésus,  340  pages,  avec  30  Ogures  et  3 planches 
photographiées.  — Prix  : 7 fr. 

Parts.  — Imyriaeris  ds  8.  ManvilviT,  ms  Mitnon,  2.  — TA. 


ENVOI  FRANCO  CONTRE  UN  MANDAT  SUR  LA  POSTE. 
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LE  GUIDE 

DU  BOTANISTE  HERBORISANT 

CONSEILS 

SUR  LA  RÉCOLTE  DES  PLANTES,  LA  PRÉPARATION  DES  HERBIERS, 
l’exploration  des  STATIONS  DE  PLANTES,  PHANÉROGAMES  ET  CRTPTOGAUES 
ET  LES  HERBORISATIONS 

Aux  environs  de  Paris,  dans  les  Ardennes,  la  Bourgogne, 
la  Provence,  le  Languedoc,  les  Pyrénées,  les  Alpes,  l'Auvergne,  les  Vosges, 
au  bord  de  la  Manche,  de  l’Océan  et  de  la  mer  Méditerranée, 

Piar  HI.  Bernard  VEBIiOT, 

i.bef  de  l'Kcole  IxiUaiqqo  nu  Ho»éum  d'histoire  oaturelle. 

AVEC  UNE  INTRODUCTION  PAR  M.  NAllDIN, 

Membre  de  nnstitut  (Arndémio  des  scicoces). 

1 vol.  in-18  de  600  pages,  avec  figures,  cartouné.  — 5 fr.  50, 


Des  considérations  générales  sdr  les  plantes,  l’étude  de  leurs  organes 
et  la  connaissance  de  l’état  dans  lequel  elles  doivent  se  trouver  au 
moment  de  leur  récolte,  forment  le  sujet  de  la  première  partie. 

La  première  section  de  la  seconde  partie  indique  : la  saison  des 
récoltes  de  plantes;  les  conditions  dans  lesquelles  on  doit  herboriser; 
la  liste  des  instruments  indispensables  à l’arrachage  des  plantes  pour 
herbier,  et  à leur  transport  jusqu’au  moment  de  leur  préparation  des 
plantes,  et  la  manière  de  procéder  pour  celles  qu’on  destine  à l’her- 
bier; le  classement  et  la  distribution  de  ces  plantes  en  herbier;  et  les 
moyens  de  les  conserver  lorsqu’elles  sont  sèches;  l’étude  des  plantes 
et  l’indication  des  instruments  qui  peuvent  la  faciliter.  La  deuxième 
section  est  relative  aux  plantes  destinées  à la  culture.  M.  Vcrlot  a donné 
à ce  sujet  quelques  détails  sur  l’époque  des  récoltes,  la  manière  de 
déplanter  et  d’expédier  les  plantes  indigènes  ou  exotiques,  et  de  les 
replanter. 

La  thoisième  partie  est  consacrée  à l’examen  des  plantes  considérées 
au  point  de  vue  de  leurs  stations,  et  en  choisissant  les  localités  les 
mieux  définies,  l’auteur  a cherché  à indiquer  les  plantes  qui  en  carac- 
térisent le  plus  souvent  la  végétation. 

Des  guides  pour  les  herborisations  dans  les  diverses  régions  de  la 
France  forment  le  sujet  de  la  quatoième  partie. 

Énamération  des  sabstances  fonraies  i la  médecine  et  i la  pharmacie  par  l'an- 
cien groupe  des  Térébinthacées,  p:ir  le  dortcur  Léun  Maucuasd,  prol'esseur  agrégé 
à l'Ecole  de  pharmacie,  aide  d'histoire  naturelle  à la  KacuUé  de  médecine  de  Paris. 

Paris,  1869,  1 vol.  in-8  de  104  pages .6  fr. 

Histoire  de  l'ancien  gronpe  des  Térébinthacées,  par  Léon  Marcbasd.  1869,  gr.  in-8 

de  52  pages,  avec  5 l.rblcaiix 2 fr. 

Bévision  du  groupe  des  Anacardiacées.  par  Léon  Mascband.  1869,  gr.  in-8  de 
198  pages,  avec  3 planches,  dont  une  coloriée 8 fr, 

. ENVOI  FRANCO  CONTRE  DN  MANDAT  SDR  LA  POSTE. 
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LES  VERS  ET  LES  ZOOPHYTES 

DÉCRITS  ET  FIGURÉS  D’APRÈS  LA  CLASSIFICATION 

De  Georges  CWIER, 

MISE  AD  CODRANT  DES  PROGRÈS  DS  LA  SCIENCE. 

1869,  I VOL.  GR.  IN-8,  37  PLANCHES  REPRÉSENTANT  EN  550  FIGURES 

Dessinées  d'après  nature  et  gravées  sur  cuivre  les  espèces  les  plus  remarquables 
de  ces  aninuux,  avec  un  texte  descriptif, 

CARTONNE. 

Figures  noires  : 15  fr. 

Figures  coloriées  : 25  fr. 


LES  MOLLUSQUES 

DÉCRITS  ET  FIGURÉS  D’APRÈS  LA  CLASSIFICATION 

De  Georcee  COPIER, 

MISE  AD  CODRANT  DES  PROGRÈS  DE  LA  SCIENCE. 

1868,  1 VOL.  GR.  IN-8,  34  PLANCHES  REPRÉSENTANT  EN  520  FIGURES 
Dessinées  d'après  nature  et  gravées  sur  cuivre  les  espèces  les  plus  remarquablea 
de  ces  animaux,  avec  un  texte  descriptif. 

CARTONNÉ. 

Figures  noires  : 15  fr. 

Figures  coloriées  : 25  fr. 

MÉMOIRE 

SUR  LES  MICROCÉPHALES 

ou  HOMMES-SINGES 

Par  Ch.  VOGT. 

Genève,  1867,  in-4  de  210  pages,  avec  26  planches.  — 20  fr. 

Histoire  aatnreUe  des  Lépidoptères  exotiques,  par  H.  Lucas.  1 beau  vol.  gr.  in-8, 
cartonné  en  toile  anglaise,  non  rogné,  avec  80  planches  coloriées  représentant  près 
de  400  sujets f 25  fr. 

Nos  ..xpinplsirct,  qui  sont  le  premier  tirsae  des  pUaclias  flBSS),  seront  tonjoiirs  recbercMs  des  smsteors. 

Les  innélides  Chétopodes  dn  golfe  de  Naples,  par  Ed.  CLArAstnt.  Genève,  4868,  in-4 

de  500  pages,  avec  32  planches  en  partie  coloriées 45  fr. 

lémoire  sur  la  puce  pénétrante  ou  chique,  par  G.  Bo?nfeT.  Paris,  4867,  In-8, 

402  pages  avec  2 planches 2 fr.  50 

Etudes  Tératologiques,  par  E.  Delplanooe,  conservateur  du  Musée  d’histoire  iiatiirelle 

de  Douai.  Douai,  1850-1869.  2 parties  gr.  in-8,  avec  8 planches 4 fr.  50 

La  vie.  Différentes  manières  de  la  concevoir  et  de  l’expliquer,  par  le  docteur  Debkoi'. 

Orléans,  4869,  in-18jé.sus  de  212  pages 2 fr,  50 

La  vie  dans  la  nature  et  dans  l'homine.  rôle  de  l’électricité  dans  la  vie  universelle, 

E.  Alliot.  Paris,  1869,  1 vol.  in-t8  de  340  pages  avec  flg 4 fr. 

Le  matérialisme  et  les  castors,  par  le  docteur  A.  Netter.  Strasbourg,  1868,  in-8  de 
72  pages 2 fr. 


ENVOI  nUNCO  CONTRE  DN  MANDAT  SDR  U POSTE. 


J.-k.  BUlUikl  (t  HlS,  libriiru-idileDri,  19,  ne  Bwtefegille,  à Pan. 


LA 

YIE  DES  ANIMAUX  ILLUSTRÉE 

OU  DESCRIPTION  POPULAIRE  OU  RÈQNE  ANIMAL 
Par  A.  E.  BREHM 
MAMMIFÈRES 

CARACTÈRES,  MCEURS,  INSTINCTS,  HABITUDES  ET  RÉGIME,  CHASSES,  COMBATS. 

CAPTIVITÉ,  DOMESTICITÉ,  ACCUMATATION,  USAGES  ET  PRODUITS 

l.’ouvras«  forme  300  lirraiaoiu  compoaées  chacune  de  IC  colonnea  ; Il  est 
tiluairé  de  plua  de  1000  Dgurea  intercalées  dans  le  texte,  et  de  AO  planches  tirées 
hors  texte  sur  papier  teinté. 

Il  parait  2 livraisons  à 10  cent,  par  semaine,  et  nne  série  de  10  Uaraisons 
tontes  les  cinq  aemainea,  au  prix  de  I (r.  A Paris  et  1 fr.  20  dans  les  départe- 
ments, franco  par  la  poste. 

Les  AO  planches  sur  papier  teinté  IBrment  dix  livraisons  A tO  cent.,  avec  cou- 
verture imprimée,  et  sont  publiées  concurremment  avec  le  texte. 

On  souscrit  pour  10  séries  avec  les  & livraisons  de  planches  correspondantes, 
suit  10  fr.  50  pour  Paris,  et  12  fr.  50.  pour  les  départements. 

Pour  les  savants  et  pour  ceux  qui  se  livrent  spécialement  A l’étude  de 
la  xoologie,  cet  ouvrage  sera,  grâce  au  véritable  esprit  scientifique  et 
A la  méthode  sévère  de  l’auteur,  un  précieux  auxilliaire,  assez  serieux 
pour  instruire,  assez  original  pour  charmer. 

Aux  praticiens,  agriculteurs,  industriels,  il  parlera  des  soins  à donner 
aux  animaux  domestiques,  de  leur  élève,  de  leurs  maladies  ; pour  eux, 
il  s’occupera  de  l'acclimatation  et  de  la  domestication  des  espèces 
nouvelles,  de  la  destruction  des  animaux  nuisibles,  de  la  protection 
due  aux  animaux  utiles,  de  l’emploi  des  produits  qui  font  la  richesse 
de  nos  manufactures.  ■ 

Enfin,  à tous  ceux,  petits  et  grands,  qui  cherchent  dans  les  lectures 
sérieuses,  des  Joies  douces  et  des  émotions  vraies  ; à ceux  qui,  ne  possé- 
dant sur  l’histoire  naturelle  aucune  notion  positive,  désirent  s'initier 
A l'étude  des  merveilles  innombrables  de  l’univers  qui  se  révèlent 
chaque  jour  à nos  yeux,  il  apportera  profit  et  plaisir,  une  instruction 
amusante  et  un  amusement  instructif;  il  excitera  l'active  curiosilé  de 
l’enfant,  qui  retrouvera  l’image  et  l’histuire  des  animaux  qu'il  a vus 
dans  nos  jardins  zoologiques,  ou  qui  se  présentent  chaque  jour  A son 
observation;  il  sera  un  sujet  de  méditation  pour  l’âge  mur:  mis  à la 
portée  de  tous  les  âges  et  de  tous  les  esprits,  s’adressant  à toutes  les 
intelligences,  comme  â toutes  les  positions  sociales,  il  répandra  partout, 
au  foyer  de  la  famille  comme  dans  l’atelier,  les  salutaires  leqons  de  la 
science. 

Fn  vente  le  tome  I"  complet,  grand  in-8  de  xxvi-766  pages,  avec 
SüO  ligures  et  19  planches.  BrochÀ  10  fr.  50 

Cartonné  toile  rouge,  avec  fers  et  vignettes,  tranches  dorées.  14  fr. 
Relié  en  demi-maroquin  rouge,  tranches  dorées  très-soignées.  15  fr. 
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Sous  presse  pour  paraître  proc/tainement  : 

HoUv«a>  BIrtionnalrc  batanlqnp,  comprenant  la  description  des  ramilles  natu- 
relles, la  description  des  organes,  les  propriétés  médicales  et  les  usages  économiques 
des  plantes  indigènes  et  exotiques,  et  la  dédoition  des  mots  techniques  français  et 
latins  employés  dans  les  ouvrages  de  botanique,  par  E.  Germain  (de  Saint-Pierre), 
vice -président  de  la  Société  botanique  de  France. Paris,  18C9.  1 vol.  iii-8  de  1000  p. 
et  1200  flgures. 

Traité  do  phynloloailc  oonsparéo  den  animaux  domcatlqnoa,  par  G.  Colin,  pro- 
fesseur à l'Êcole  vétérinaire  d’Alfort,  membre  de  l'Académie  de  médecine,  2*  idil. 
revue  et  augmentée,  2 vol.  in-8  avec  150  ligures. 

Traité  d'anatomie  comparée  dea  animaux  domeatiqucui,  par  A.  Chauveau, 
professeur  à l’Ecole  vélérinaire  de  Lyon.  2*  édiiion,  revue  et  augmentée  avecla  colla- 
boration de  M.  AlLOiNC,  professeur  à l'Ecole  vétérinaire  de  Toulouse.  Paris,  1809. 

1 vol.  in-8  avec  200  flgures. 

Du  mlrroarope  et  des  injections,  par  Ch.  Robin,  membre  de  l'Institut  (Académie  des 
sciences),  professeur  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  2*  édition,  revue  et  aug- 
mentée, 1 vol.  in-8  avec  flgures. 

l4i  vie  dea  nnlinonx  llluatrée,  par  A.  Ë.  Brehu,  t.  Il,  livraisons  100  à 200  ou 
séries  ié  à 20,  avec  20  planches  hors  texte.  Paraît  en  livraisons  à 10  centimes  et  en 
séries  au  prix  de  1 fr.  à Paris  et  1 fr.  20  dans  les  départements  franco  par  la  poste. 

Table  tleÈ  principaux  tujeti.  Les  Marsupiaux  (Opossum,  Kabcurou),  etr.  \ les  Roo^eurs  (Ecureuil, 
Mannotte,  Souris,  Cunpa§nols,  (.emmioirs,  Castor,  Coypou,  Agouti,  Lièvres,  Lapins,  etc  );  les  Tardigradea, 
les  Fouisseurs  et  les  Mnuotrèracs  ; les  Soli]»èdes  (Cbuval,  Auc,  Zèbre,  etc.)  ; les  Ruminants  (Rromadaire, 
Lama,  Musc,  Cerf,  Girafe,  Antilope,  Chèvres,  Boue,  Rrebis,  Ilreufs)  ; les  Mullioiiüiiiès  (Elèpbants,  Tapir, 
Porc,  Saoeliers,  Rhinocéros,  nippopotame);  les  Pbn-jues,  les  Sirènes;  les  Cétacés  (Narrai,  Üaupbin,  Baleine). 

l^'aoieieBDeté  de  rhomme,  prouvée  par  la  géologie,  par  rir  Ch.  Lvell,  2*  édition 
française,  revue  et  augmentée,  par  E.  T.  Hamy,  chef  des  travaux  du  laboratoire 
d'anthropologie  de  l'Êcole  pratique  des  hautes  éludes.  1 vol.  in-8  avec  figures. 

Hyulène  den  CteiiM  du  uiontle,  par  le  docteur  Al.  Donné,  recteur  de  l'Académie  de 
Montpellier.  1 vol.  in-18  Jésus,  de  éOO  pages.  à fr. 

Table  de»  matière*.  — A mou  éditeur  ; utilité  de  Thygiène  ; exercice  et  voyages  de  santé  ; eaux  cniDérales  : 
Bains  de  mer;  hydrothérapie  ; la  Cevrt*  ; hygiène  des  pnumous  ; hygiène  des  dents  ; hygieue  de  IVslooiac; 
hygiène  des  yeux  ; hygiène  de»  femmes  nerveuses;  la  toilette,  le  vêtement  et  la  mode. 

I.*art  de  vivre  loofflempH,  ou  la  Macrobiotique,  par  Hufeland,  nouvelle  traduction 
française,  sur  la  8*^  édition  allemande,  augmentée  de  notes  et  d’une  traduction  sur  la 
vie  elles  travaux  de  l’auteur,  par  J.  Pellagot.  1 vol.  in-18  Jésus  d’environ  500  pages. 

l^eçoni»  de'paltiolOAle  experimentale  et  de  physiologie  opératoire,  professées  en 
1859-1860,  par  Cl.  Üer.nard,  sénateur,  professeur  au  Collège  de  France  et  au  Muséum 
d’histoire  naturelle,  membre  de  l’Institut  (Académie  française  et  Académie  des 
sciences).  Paris^  1869.  1 vol.  in-8  de  600  pages  avec  figures. 

Blutolrc  sénérale  de*  neicneoN  médiealOM,  Uésumé  du  Cours  fait  au  Collège  de 
France,  par  Ch.  Darehberg,  chargé  du  cours  d'histoire  de  la  médediie  au  Collège  de 
France,  membre  de  l'Académie  de  médecine.  1 vol.  in*8  de  500  pages. 

Manvraax  élénicnlM  «le  phyalqne  médicale,  par  W.  Wlndt,  professeur  à l’Cni- 
versilé  de  Heidelberg,  trad.  de  l’allemand  avec  des  notes,  parFerd.  Monotek,  profes- 
seur agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  Strasbourg.  1 vol.  in-8  do  700  pages,  avec 
300  flgures. 

Traite  de  ralimcntation  dans  ses  rapports  avec  la  physiologie,  la  pathologie  et  la 
thérapeutique,  par  le  docteur  Jules  Cyr.  Paris,  1870,  in*8  de  600  pages.  8 fr 

De  rabnn  de»  iseiNaons  alcoaliqucM,  Dangers  et  inconvénients  de  Tivrogneric,  pour 
les  individus,  la  famille  et  la  société  ; moyens  d’en  modérer  les  ravages,  par  L.  F.  Ûer- 
geret,  2”  édition.  1 vol.  in-18  Jésus  do  200  pages. 

Kdacatien  phynfqae  et  morale  de  t’enfant,  depuis  sa  naissance  Jusqu’à  racliéve* 
ment  do  sa  première  dentition,  par  Ph.  Gyolx,  médecin  des  hdpilaux  de  Bordeaux. 
1 vol.  in-18  Jésus  de  300  pages. 


Parti.  « Impiimarie  de  E.  Uartinet,  rae  Mignon,  i. 


Digi‘  - tyy  Google 


J.-B.  BAILLIÈRE  ET  PILS, 

tlHRAIRES  DE  l’ACADÊMIE  IMPÉRIALE  DE  MÉDECINE, 

Hue  Hau(cfcuitlc,  !9,  à Paris. 

LONDRES,  I*  a MADRID. 

Hippolyte  Baillière.  [ C.  Bailly-Baillière. 

LcIpEig,  E.  JuDg-Treulicl,  QaerElraMe,  lo. 

*,ri|  1890.  

HISTOIRE 

DES 

SCIENCES  MÉDICALES 

COMPRENAIT 

L’ANATOMIE,  LA  PHYSIOLOGIE,  LA  MÉDECINE 
LA  CHIRURGIE  ET  LES  DOCTRINES  DE  PATHOLOGIE  GÉNÉRALE 

PAH 

en.  DAREAIBEltCi 

Professeur  cbar^  du  cours  d'histoire  de  1«  roëdeciae  au  CoIIé|*e  do  France, 

Membre  de  l'Acadctoio  impériale  de  médecine,  bibliothécaire  de  la  bibliothèque  Masanne,  etc. 

Ouvrage  complet. —Paris,  1870,  2 volumes  in-8,  ...  20  £r. 

M.  Daremberg  a donné  en  quatre  années  (1864-1867),  c'est-à-dire  en 
cent  soixante-quinze  leçons,  l'histoire  générale  des  sciences  médicales 
depuis  les  temps  historiques  jusqu’aux  premières  années  du  xix”  siècle.  La 
tâche  était  d’autant  plus  difficile,  l’entreprise  d’autant  plus  téméraire,  que 
l’histoire  de  la  médecine  était  restée  fort  en  arrière  des  autres  histoires. 

Ce  qu’il  faut  particulièrement  chercher  dans  cet  ouvrage,  c’est  le  déve- 
loppement générai  de  la  médecine,  c’est  la  détermination  des  lois  qui  ont 
présidé  à ce  développement,  des  circonstances  éclatantes  ou  obscures, 
constitutionnelles  on  accessoires,  qui  l’ont  retardée  ou  avancée;  c’est 
l’étude  des  méthodes  qui  ont  tour  à tour  présidé  aux  évolutions  de  la 
science,  à l’invention  des  doctrines  ou  des  systèmes;  c’est  enfin  la  consi- 
dération des  influences  réciproques  que  les  diverses  branches  de  la  méde- 
cine ont  exercées  les  unes  sur  les  autres  et  sur  la  marche  générale  de  la 
science. 

L’auteur  a donné  plus  de  développement  â l’histoire  des  temps  modernes 
qu’à  celle  des  temps  anciens,  ou  qu’au  moyen  âge,  par  deux  raisons  : la 

Envoi  FBANCO,  pnr  la  post.,  contre  un  Mandati 
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première,  c’est  que  l’histoire  moderne,  à cause  de  ses  relations  i)lus  intimes 
avec  la  médecine  actuelle,  (jjlre  plus  d'intérêt  ; la  seconde,  c’est  que  l'his- 
toire ancienne  et  celle  du  moyen  âge  réclament  un  appareil  d’érudition 
qu’il  ne  voulait  pas  mettre  dans  un  ouvrage  qui  est,  avant  tout,  destiné 
à suivre  les  grands  mouvements  de  la  science,  h initier  les  lecteurs  à l'étude 
de  riiistoire. 

Nous  rappellerons  en  |>eu  de  mots  les  études  que  M.  Darcmhorg  a 
poursuivies  sans  relâche  depuis  1839  ; il  n’a  cessé  uu  instant  de  lire,  d'ex- 
traire les  textes,  d’en  publier  uu  certain  nombre  ou  de  les  tniduire,  de 
donner  presque  chaque  année  quelque  mémoire  sur  divers  sujets  d’iiis- 
luirc  et  d’érudition.  Pendant  plus  de  dix  ans  il  a parcouru  l'Europe  pour 
étudier,  copier  ou  collationner  les  manuscrits  grecs,  latins  ou  français. 


ŒUVRES  COMPLÈTES 

D’HIPPOCRATE 

TRÂDCCTIO.’i  MDfELLË  lYEG  LE  TEITE  £.f  REGARD 

COLLATIONNÉ  SUR  LES  MANUSCRITS  ET  TOUTES  LES  ÉDITIONS 

ÂCeOnPAGHEE  D’UNE  INTRODUCTION 
de  CommcuUires  médicaux,  de  Yarianics  cl  de  Notes  philologiques 

SUIVIE 

D’UNE  TABLE  GÉNÉRALE  DES  M.ATIÉRES 

Par  É.  LITTRÉ 

Uembro  de  rintUlut  (Académie  de»  intcrlplioru  et  bellei^Iutlres) 
et  de  rAcidéOiie  iiupériele  de  tuêdeclae. 

OUVILAGZ  COBCPXiKT,  10  forts  volume»  m-8”.  — 100  fr. 


Le  tome  l”  est  consacré  presque  entièrement  à une  Introduction  (pages  1- 
A78).  Là  sont  traitées  les  questions  préliminaires  dunl  la  solution  iiupoiTe  à 
■'intelligence des  livres  liippocraliques.  Le  volume  est  terminé  par  le  traité  üe 
l’ancienne  médecine,  ouvrage  important  de  pliilosopliie  scientifique. 

t.c  tome  II  renferme  le  traité  Des  Airs,  des  Eaux  et  des  Lieux,  le  Pronostic, 
le  livre  Du  Régime  des  maladies  aigues,  el  le  premier  livre  Des  Eitidèmies. 
Les  pajs chauds  sont  alTeclés  endémiquement  de  lièvres  iulermiilenles,  rémil- 
tenles  el  coulinucs,  marquées  d'un  caraclère  i peu  près  étranger  aux  régions 
tempérées  non  marécageuses.  M.  I.illré  a montré,  dans  un  Argument,  que  les 
lièvres  décrites  par  ilippuurulc  y devaient  être  rapportées.  Celle  reuiarqne  a 
jeté  un  jour  tout  nouveau  sur  la  pyrétolugie  du  vieux  médecin  grec,  et  donne 
un  élément  de  plus  â l’étude  des  maladies  suivant  leur  dislribuliun  géogra- 
phique. 

Envoi  EBAKCO,  par  la  poste,  contre  nn  Handnl. 


: h 


D' 


RUE  HAUTEFEDILIE,  19,  A PARIS. 


3 


■*» 


l'ans  le  tome  fil  snnllc  Iroisième  livre  des  le  traîK?  Des  Plaies 

de  tête,  le  livre  De  l'Officine  du  médecin  et  celui  Des  Fractures,  un  des  Iraitc's 
les  pins  importants,  le  moins  connu,  qui  par  une  révision  des  textes  et  nnc 
savante  interprétation,  en  fait  un  livre  que  tous  les  cliirnrgiens  doivent  con- 
sulter. 

Le  tome  IV  comprend  le  traité  Des  Articulations,  le  Mochlique,  les  Apho- 
rismes, le  Serment  et  la  Loi. 

Dans  le  tome  l'  se  trouvent  les  u',  tv',  v“,  vi'  et  vu'  livres  Des  Epidémies,  le 
traité  Des  Humeurs,  le  premier  livre  du  Prorrhétique  et  les  Prénotions  de 
Cos.  Ces  cinq  livres  Des  Épidémies  donnent  lien  h des  éludes  sur  la  pratique 
et  la  clientèle  des  médecins  hippocratiques  : iis  donnent  lieu  aussi  à un  essai 
stirie  caractère  de  piusicurs  des  grandes  épiilémics  qui  ont  alTligé  l'antiquité. 

Le  tome  Vf  renferme  : le  traité  De  l'Art,  destiné  à combattre  ceux  qui  pré- 
tendent que  la  médecine  n’existe  pas;  De  la  Nature  de  l'homme;  Du  Pégime 
salutaire,  qui  donne  des  préceptes  hygiéniques  ; Des  Vents,  qui  attribue  toutes 
les  maladies  à une  cause  unique  (le  vent  ou  pneuma);  De  l’I'sage  des  li- 
quiiles;  le  livre  premier  Des  Maladies,  ouvrage  dont  le  but  est  de  donner  au 
médecin  des  iilées  générales  sur  les  nécessités  patboiogiques  qui  font  qu'une 
maladie  a telle  ou  telle  issue,  et  sur  les  conditions  que  le  médecin  doit  remplir 
pour  exercer  habilement;  les  livres  Des  Affections:  Des  Lieu.v  dans  l'homme, 
qui  renferme  une  proposition  dont  l'homtropathic  s’est  emparée;  De  la  Ma- 
ladie sacrée,  remarquabie  surtout  par  deux  points  de  doctrine  : le  premier, 
c’est  que  tontes  les  maladies  sont  de  cause  naturelle  ; le  second,  c'est  que 
tonte  fonction  intcllectucile  et  morale  appartient  au  cerveau;  Des  Plaies;  Des 
Ilémorrho'ides et  des  Fistules;  enfin  le  grand  trpité  Du  Régime  et  des  Songes. 

Tome  VII.  Des  Maladies,  livres  ii,  tu  (162  pages).  — Des  Affections  internes 
(140  pages).  — De  ia  nature  de  la  Femme  (50  pages). — Du  Foetus  5 sept,  huit 
et  neuf  mois,  de  la  Génération,  de  la  nature  de  l'Enfant  (80  page.s).  — Des  Ma- 
ladies. livre  IV  (70  pages',  etc. 

Tome  VIII.  Maladies  des  Femmes,  des  Femmes  stériles,  des  Jeunes  Filles,  de 
la  Superfétation,  de  r.\natomie,  de  la  Dentition,  des  Giandes,  des  Chairs,  des 
Semaines,  etc. 

Tome  IX.  l’rorrhétique.  — Du  Coeur.  — De  l’Aliment.  — De  la  Vision.  — 
De  la  nature  des  Os.  — ■ Du  Médecin.  — De  1a  liienséance.  — Préceptes. 
— Des  Crises,  Jours  critiques.  Décrets,  Harangues,  Lettres  et  Discours.  — 
Appendice. 

Tome  A’  et  dernier.  Dernières  remarques.  — Table  générale  alphabétique, 
travail  considérable  de  400  pages,  complément  indispensable  dans  une  collec- 
tion qui  comprend,  comme  ics  OEuvres  d'Hippocrate,  70  traités  sur'des  sujets 
variés. 

Il  a été  tiré  queiques  exempiaires  sur  grand  papier  Jésus  vélin.  Prix  de 
chaque  volume 20  fr. 


III.STOIRE  DF,  I.X  MÉDF.CIIVE  ('.RFCQUE  DEPUIS  ESCUI.APE  jusqu'à  Hip- 
pocrate cu'Iusivemcnt,  par  le  docteur  M.  S.  Houoart.  Paris,  1856,  in-8  de  320 
pages  (6  fr.).  Sfr. 

ÉTUDES  lILSTOniQUES  ET  CRITIQUES  sur  la  vie  et  la  doctrine  d'Hippocralc 
et  sur  l’état  de  la  médecine  avant  lui,  par  le  docteur  HocDAitT,  membre  correspon- 
dant de  l'Académie  de  médecine;  2'  édition  augmentée.  Paris,  1840,  iu-8.  4 fr.  50 

Envoi  FRAÎVCO,  par  la  posle.  eontro  un  Mandat. 
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ŒUVRES 

ANATOMIQUES,  PHYSIOLOGIQUES  ET  MÉDICALES 

DE  GALIEN 

Traduites  sur  les  testes  imprimés  et  manusrrits 
ACCOMPAGNÉES  DE  SOMMAIRES,  DE  NOTES,  DE  PLANCHES,  ETC. 

Par  le  »'  Cil.  l>A.RE.HBIi;RG 
2 forts  volumes  grand  in-8  de  700  pages.  ...  20  francs. 

Galien  était  un  grand  anatomiste;  il  suffit,  pour  s'en  convaincre,  de  suivre 
ses  descriptions  sur  la  nature  dans  le  livre  De  VUlililé  des  parties:  — c’était 
un  Itabile  physiologiste,  ses  ingénieuses  expériences  sur  les  systèmes  nerveux 
et  sanguins  en  sont  un  irrécusable  témoignage;  — c'était  un  paiiiologisie  émi- 
nent, son  beau  traité  Des  Lieux  affectés  ne  laisse  aucun  doute  à cet  égard. 

Le  traité  de  VUtilité  des  parties  du  corps,  dont  on  ne  parait  pas  avoir  com- 
pris le  vrai  caractère,  se  résume  dans  cette  sentence  d'Aristote  : Que  ta  nature 
ne  fait  rien  en  vain.  Aussi  Galien,  loin  d'y  traiter  les  questions  de  physiologie 
proprement  dite,  ne  s'y  occupe  qu’i  découvrir  et  & démontrer  que  les  parties 
ne  pouvaient  être  mieux  disposées  qu'elles  ne  le  sont,  et  qu'elles  sont  parfai- 
tement adaptées  aux  fonctions  qu’elles  ont  à remplir.  — Une  conception  hardie, 
et  jusqu'à  un  certain  point  nouvelle,  de  la  parfaite  harmonie  entre  les  diverses 
parties  du  corps,  est  une  des  qualités  qui  distinguent  cet  ouvrage. 

Dans  le  Traité  des  Lieux  affectés,  Galien  a devancé  l’école  moderne,  en  dé- 
montrant, par  la  théoiie  et  par  les  faits,  combien  il  Importe  d'abord  à la  con- 
naissance des  maladies,  puis  à la  thérapeutique,  de  savoir  exactement  le  siège 
du  mal,  en  d'antres  termes,  d'arriver  au  diagnostic  local. 

Les  traités  Des  Facultés  naturelles,  Du  Mouvement  des  muscles.  Des  Sectes, 
aux  étudiants.  De  la  meilleure  Secte  à Thrasybule,  nous  présentent  une  idée 
à peu  près  complète  de  la  physiologie  théorique  et  expérimentale  de  Galien. 

Le  traité  De  la  Méthode  Thérapeutique  <i  Glaucon  donnera  une  idée  de  la 
manière  dont  il  concevait  et  exposait  les  généralités  sur  la  médecine. 


CLO.SGL/E  QUATUOR  MAGISTIIOUL'VI  SUPER  CllIBlRGIAM  ROGGRII  ET 
RüLANDI,  publiées  par  Ch.  Dabexbkbg.  Napoti,  I83A,  in-8  de  lxiv-228  p.  4 fr.  50 
DE  SECRETIS  MULIEnusi,  De  chirurgia,  de  modo  medendi,  libri  septem. 
Poema  medicum  ; mine  primum  ad  iidcni  codicis  Mazarinæi,  edidit  C.  Dabi'ii- 
BCBG.  Napoti,  1854,  in-8  de  178  pages.  3 fr.  50 

STURtA  DELLA  MEDICINA  IN  ITAI.IA,  dell  dott.  Salvator  Renzi.  Napoti, 
1845  à 1848.  5 vol.  in-8.  40  fr. 

FLüS  SinDiCINÆ,  scholæ  salertina,  seconde  édition  entièrement  refondue, com- 
prenant les  travaux  inédits  de  Baudry  de  Balzac,  et  les  vers  nouvellement  recueillis 
par  Ch.  Darcmberg  et  S.  de  Reiizi,  publié  par  les  soins  du  docteur  S.  de  Rekzi. 
Naples,  1859,  in-8  de  nviu-128  pages.  4 fr. 

STORIA  OOCUSIE.NTA  DELLA  SCOULA  MEDICA  DI  SALERNO,  seconda  edi- 
zione.  Napoti,  1857,  iii-8  de  608-cuxixiv  pages.  12  fr. 

MAOISTRI  8ALERNI.  Tabulæ  et  Compendium,  extraits  des  manuscrits  de  la 
Bibliothèque  impériale  de  Paris,  enrichis  de  notes  et  de  notices  bibliographiques  et 
historiques  de  Baudry  de  Balzac.  Naples,  1859,  in-8  de  68  pages.  2 fr.  50 
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II\  nui  I R ÉLÉMENTAIRE  DE  CHIMIE  LÉBALE 

DANS  LBQUBL  SONT  RXPOS|(bS  LBS  APPLICATIONS  DB  L’ANALTSB  CltmiQirB  AUX  PRINCIPALKS 
BXPBRTISIIS  CRIMINBLLBS.  CIYILIS»  tT  COHMERClALCS, 

Par  J.  BOVIS, 

Professeur  da  luticolofio  à KÉcola  sop^rieora  da  pharmacie, 

Cfief  des  travaux  chimiques  de  l'Académie  impériale  de  médecioe. 

HtjiTMKMÊE  ÉntTMOJV 

UN  BKAU  VOLUME  GR.  IN-8  DB  1088  PAGES  AVEC  3 PLANCHES  GRAVÉES 
ET  37  FIGURES  DANS  LE  TEXTE. 

Prix*  franco  par  la  ponte  t 14  francs* 

Le  succès  de  ce  livre  stiffil  à en  prouver  l’ulililé  et  le  •mérite. 
Nous  nous  bornerons  donc  îi  en  dire  ici  le  but  et  à en  exposer  briè- 
veiiienl  les  divisions  principales. 

Les  auteurs  ont  voulu  offrir  une  instruction  solide  et  facile  aux 
élèves  eu  médecine  et  en  pharmacie  ; des  règles  claires  et  précises 
aux  hommes  de  l'art  appelés  à des  cx|iciTises  judiciaires;  des  ren- 
seignemeiils  précieux  aux  magistrats,  aux  avocats  et  môme  aux  jurés 
jaloux  de  remplir  leurs  fonctions  avec  le  discernement  et  les  lumières 
que  donnent  des  connaissances  positives.  Ils  se  sont  attachés  spécia- 
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lemenl  aux  fails;  ils  n’onl  admis  que  les  doctrines  sanctionnées  par 
l’expérience,  tout  en  n’omettant  rien  de  vraiment  utile.  Constam- 
ment occupés  îi  recueillir  les  documents  intéressants,  à enregistrer 
les  fails  scientifiques  importants,  les  décisions  de  la  justice  qui  peu- 
vent faire  autorité,  suivant  pas  à pas  la  marche  des  sciences  médi- 
cales, en  se  tenant  journellement  au  courant  des  débats  législatifs 
et  des  débats  judiciaires,  les  auteurs  ont  rassemblé  les  matériaux 
de  modifications  nouvelles  et  de  nombreuses  additions. 

Grèce  aux  travaux  persistants  des  maîtres  de  la  science,  en  France 
et  à l’étranger,  grâce  surtout  aux  nombreux  et  intéressants  travaux 
de  M.  le  professeur  Amb.  Tardieu,  dont  la  parole  est  également 
écoutée  à la  Faeulté  de  médecine  et  au  Palais  (1),  des  points  obscurs 
de  la  médecine  légale  se  sont  éclaircis,  de  graves  questions  de  toxi- 
cologie ont  été  résolues;  en  même  temps,  la  Magistrature  fixait  des 
points  essentiels  de  notre  jurisprudence,  de  nombreux  arrêts  éma- 
nant de  la  Cour  Suprême  et  des  Cours  d’appel  apportaient  à de  nou- 
velles questions  l’autorité  de  leurs  décisions;  et  le  gouvernement 
lui-même,  sur  la  demande  des  hommescompétents,  introduisait  dans 
la  législation  des  rhangcments  dont  le  besoin  se  faisait  depuis  long- 
temps sentir,  et  en  faisait  espérer  de  plus  considérables  encore. 

Dans  l’inlroduction,  après  avoir  dit  ce  qu’il  faut  entendre  par 
crimes  et  délits  et  par  bommes  de  l’art,  l’auteur  indique  les  rap- 
))orts  de  la  médecine  et  de  la  justice  en  traitant  des  Expertises,  des 
Certificats,  des  Kapports,  de  la  Responsabilité  et  des  Honoraires  des 
médecins;  puis  il  divise  la  matière  en  quatre  sections  : 

Dans  la  première.  Attentats  aux  mœurs  et  à la  reproduction  de 
l’espèce,  il  étudie  les  Attentats  à la  pudeur,  les  motifs  d’opposition  au 
mariage,  les  cas  de  nullité,  les  causes  de  séparation  de  corps;  il 
expose  les  questions  que  soulèvent  la  Grossesse,  l’Avortement  et 
l’Accouchcmenl,  les  Naissances  précoces  et  tardives,  la  Viabilité  et 
la  Vie  chez  les  nouveau-nés  ; après  avoir  parlé  de  la  Substitution 
et  de  l’Exposition  d’enfant,  il  s’étend  longuement  sur  l’Infanticide. 

Dans  la  deuxième  section.  Attentats  contre  la  santé  et  la  vie,  l’au- 
luii  comprend  l’Homicide,  les  Coups  et  les  Blessures,  classés  selon 
le  mode  de  lésion,  la  partie  du  corps  cl  l’organe  qui  en  est  le  siège, 
le  Suicide,  le  Duel,  les  Cicatrices;  il  pose  les  règles  â suivre  pour 
procéder  à l’Examen  jtiridinue  des  blessures  sur  le  vivant,  ou  à 
celui  du  cadavre  d’un  individu  homicidé;  il  traite  ensuite  de  l’As- 
phyxie par  défaut  d’air  respirable,  par  les  Gaz,  par  la  Sulfocation, 
la  Strangulation,  la  Pendaison  cl  la  Submersion;  enfin  de  l’homi- 
cide par  Empoisonnement,  et,  à ce  propos,  il  étudie  les  diverses 
espèces  de  Poisons  et  d’empoisonnements. 

troisième  section  est  consacrée  aux  Affections  mentales,  et  il  y 
est  traité  de  l’Aliénation  mentale,  des  Passions  et  de  l’Influence  de 
certains  états  physiologiques  ou  pathologiques  sur  la  Liberté  morale. 

Enfin,  dans  la  quatrième  section  sont  comprises  ; Les  Questions 

(1)  Tous  CCS  .Mémoires,  au  uumbredo  quuranto-ciuq,  ont  enriclii  les  Annaitt  d'Iintint 
fVSliquc  (I  de  midecine  I/gal<  depuis  184S  jusqu'à  ce  jour. 
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d’ identité,  les  Maladies  simulées,  prétextées,  dissimulées,  imputées,  ( t 
les  Maladies  qui  exemptent  du  Service  militaire. 

M.  J.  Bonis  a bien  voulu  donner  une  forme  toute  nouvelle  h la 
Chimie  léijale. 

Dans  un  premier  chapitre,  il  enseigne  la  manière  d’isoler  les  Poi- 
sons et  de  faire  disparaître  les  matières  organiques  qui  en  masquent 
la  présence;  il  traite  des  corps  simples  et  de  leurs  composés,  des 
gaz  et  des  vapeurs,  des  acides  organiques,  des  alcaloïdes  et  des 
substances  toxiques  d'origine  végétale  ou  animale,  et  indique  leurs 
caractères  et  la  manière  d'en  constater  la  présence  ; il  décrit  les 
procédés  généraux  à employer  pour  la  recherche  des  Poisons. 

Dans  un  autre  chajiitre,  on  démontre  l’utilité  que  l’on  peut  tirer 
du  microscope  concurremment  avec  les  analyses  chimiques,  et  l’on 
fait  l’application  de  ces  deux  modes  d’expérimentation  à l'examen 
des  taches  de  sang,  de  sperme,  des  divers  mucus  (vaginal,  Icucor- 
rhéique,  hlcnnorrhagique),  de  substance  cérébrale  desséchée,  et  à 
la  détermination  de  la  nature  et  de  la  couleur  des  poils,  des  che- 
veux, de  la  barbe.  Le  mérite  de  ces  intéressants  arlicles  revient  à 
M.  le  professeur  Ch.  Robin.  C’est  à son  admirable  talent  d’observa- 
tion, à l’heureuse  application  d’un  instrument  qui  «e /jcar  mowïw 
que  ce  qui  est,  que  nous  devons  aujourd’hui  la  solution  d’un  grand 
nombre  de  questions  jusqu’alors  sujettes  à controverse. 

Dans  l’article  suivant,  M.  J.  Boüis  étudie  les  nombreuses  ques- 
tions soulevées  dans  les  expertises,  qui  ont  lieu  en  matières  correc- 
tionnelles, civiles,  commerciales  et  administratives;  il  enseigne  la 
manière  de  reconnaître  les  falsifications  des  farines,  des  vins  et 
des  vinaigres,  du  lait,  des  corps  gras,  des  tisanes;  il  montre  h quels 
signes  on  peut  reconnaître  depuis  combien  de  temps  une  arme  a 
été  chargée  ou  a fait  feu,  l’altération  des  écritures,  les  fausses  mon- 
naies, la  coloration  des  poils  et  des  cheveux.  11  rassemble,  en  un 
mot,  toutes  les  notions  dont  les  chimistes  peuvent  avoir  besoin, 
dans  les  circonstances  où  la  justice  fait  appel  à leurs  lumières. 

L’examen  et  l’analvse  des  lois  qui  régissent  la  médecine  et  la 
pharmacie  forment  le  complément  naturel  de  notre  ouvrage  : 
M.  Ernest  CHAcnÉa  donné  à cette  partie  de  ses  recherches  une  nou- 
velle étendue;  au  milieu  de  ces  lois,  souvent  incohérentes,  qui  lais- 
sent la  jurisprudence  incertaine,  il  s’est  efforcé  de  donner  les  raisons 
de  décider,  il  s’est  attaché  à faire  connaître  les  solutions  le  plus 
généralement  adoptées  par  la  pratique.  Ces  commentaires  sur  la 
législation  qui  régit  la  médecine,  la  pnarmacie,  les  substances  véné- 
neuses, les  remèdes  secrets,  etc.,  seront  consultés  avec  utilité,  non- 
seulement  par  les  médecins  et  les  pharmaciens  qui  pourront  y con- 
naître quelle  est  l’étendue  de  leurs  devoirs  cl  de  leurs  droits,  mais 
encore  par  les  magistrats  chargés  de  poursuivre,  dans  l’intérêt 
jiuhlic,  la  répression  des  délits  et  des  contraventions,  ou  d’appliquer 
la  loi  aux  fails  qui  leur  sont  dénoncés. 

L’ouvrage  est  complété  par  plus  de  trente  modèles  de  rapports, 
sur  les  questions  les  plus  pratiques  de  médecine  et  de  chimie  légales. 
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BAYARD  (H  ),  De  la  nY-ce*ialté  den  étudeii  praliquen  en  médeelne  lf«ale. 

Paris  4540,  in-8  (1  fr.  50) 25  c. 

r.l.AÜSADE.  KuMal  aur  la  médeelne  i^Kale  considérée  comme,  science.  Montpel- 
lier, 1838.  in-8  ; 3 fr. 

FOVUjLE  I..ea  alignés,  élude  pratique  sur  la  législation  et  l'assistance  qui  leur 
sont  applicables,  par  Ach.  Foville  fils,  médecin-adjoint  de  la  maison  de  Cha  * 
renton.  Paris,  1870,  1 vol.  in-8  de  250  pages. 

CALISSET  et  MIGNON.  Nenvoan  Irallé*  de*  Me««i  rodhlhllolrc»,  ou  d«Ha- 
prudenre  vél^rinalre,  contenant  la  législation  et  la  garantie  dans  les  ventes 
et  échanges  d'animaux  domestiques,  d’après  les  principes  du  Code  Napoléon  cl  la 
loi  modificatrice  du  20  mai  1838,  la  procédure  à suivre,  la  description  des  vices 
rédhibitoires,  le  formulaire  des  expertises,  procès-verbaux  et  rapports  judiciaires, 
et  un  précis  des  législations  étrangères,  par  Ch.  M,  Galisset.  ancien 
Conseil  d’Etat  et  à la  Cour  de  cassation,  et  J.  Mignon,  ex-chef  du  service  à 1 Ecole 
impériale  vétérinaire  d’Alfort.  Troivième  é/fi/ioï*.  mise  au  courant  de  la  jurispru- 
dence et  augmentée  d’un  api>endice  sur  les  épixooties  cl  l’exercice  de  la  médecine 
vétérinaire.  Paris,  1861,  in-18  jésus  de  5V2  pages 6 fr. 

TARDIEC.  Kludo  môiUeo-lésnlc  *ur  rinîMiitlcIdc,  par  Ambroise  Taruieü, 
professeur  de  médecine  légale  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  Paris,  1868,  1 vol. 
in-8,  avec  3 pl.  coloriées ,9 

— Fïtude  médlro-lé'K*!*^  «nr  l«'«  ii«enl«ln  mn\  mœar«-  Ctuqtti^'ne  ér/ifion. 

PiirÎA,  1866,  in-8  de  224  pages,  avec  4 pl.  gravées 4 fr, 

— F.ludo  médlco-léffale  nwr  1*  pcndiilMon,  In  «utfoenllnn  et  In  «Irnn- 
calutlon.  Paris,  1870.  1 vol.  in-8  de  300  pages,  avec  l pl.  col.  et  15  llg.  5 fr. 

— I-Uuilr  médleo*l^sai(‘  *<iir  l'nvorlempiil,  suivie  d'une  note  suri  obligation  de 
déclarer  à l'étal  civil  les  fœtus  morl-ués,  et  d’observations  et  recherches  iwMir  ser- 
vir à riiistoiro  médico-légale  des  grossesses  fausses  et  simulées,  Troüirnw 

revue  et  augmentée.  ^Paris,  1868,  in*8,  vni-280  pages * 

— l-:iud(*  uM-dlco-léffnlo  pI  rllnlqap  nnr  rempolNonnnnaenl.  avec  la  colubo- 

ratinn  de  7..  Roussin,  pharmacien-major  de  1'”  classe,  professeur  agrégé  a l Ecole 
imiiériale  du  Val-de-Cràce,  pour  la  ite  resparitse  /nérfieo-/éc/«/e  /Wfl/ii’C  « A/ 

r/*eAerrAe  rhimûfnt*  fHiifonx.  Paris,  1866,  in-8  de  xiil-1072  pages,  avec  53  fig. 
et  2 pl.  gravée» ^2  fr. 

— Relntlon  tnédlco-lésnlp  do  l'atTnlro  Armand  ide  Monlpellior).  Simulât  mil 

de  tenlJilivo  homicide  {commotion  cérébrale  et  sfrmigulation),  l'ar  Ambroise  TmiMkiî, 
avec  les  adtiésions  de  MM.  les  professeurs  G.  Toürues  {de  Strasbourg),  Ch  . Rouget 
(de  Monlpellicr),  Emile  Gkoscieh  (de  Lyon),  Sinus  Pirondi  (de  Marseille),  et  Jac- 
QUEMF.t  (lie  Montpellier).  Paris,  1864,  in-8  de  80  pages, 2 fr. 
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DORIBASE 

TEXTE  GREC,  EN  GRANDE  PARTIE  INÉDIT 

COLLATIONNÉ  SDK  LES  MANDSCRITS 

Traduit  pour  la  première  fois  en  français,  arec  une  Introduction,  des  Notes, 
des  Tables  et  des  Planches, 

PAR  LES  DOCTEURS 

BUSSEMAKER  et  DAREMBERG. 

6 forts  Tol.  iii-8,  gr.  papier,  imprimés  h l'Imprimerie  impériale. 

Les  lomes  I A IV,  cbacDO  de  7SO  suces,  sonl  en  veote.  — PrU  da  toI.  : sa  tr. 

Les  quatre  volumes  publiés  comprennent  ; 

Tome  1".  Plan  de  la  collection  des  médecins  grecs.  — Les  rapports  de 
l'Académie  des  inscriptions  et  belles-ietircs  et  de  l'Académie  impériale  de  mé- 
decine. — Collection  médicale,  livres  comprenant  les  aliments,  les  boissons, 
les  exercices  (avec  des  notes  sur  ia  Gymnastique  chez  les  anciens). 

Tome  II*.  Collection  médicale,  livres  comprenant  les  émissions  sanguines, 
les  évacuations;  de  l'air  et  des  localités;  des  médicaments  externes;  des 
bains;  médication  topique;  médicaments  simples,  médicaments  composés  (avec 
des  notes  importantes). 

Tome  111*.  Physiologie  et  Pathologie  générales,  physiologie  de  la  Génération  ; 
hygiène,  pathologie  et  symptomatologie  générales  ; Splanchnologie  ; Nomen- 
clature, os,  muscles,  nerfs,  vaisseaux  ; Tumeurs  contre  nature  (abcès,  sihiis, 
vésicules,  iislulcs,  gangrène,  etc.,  du  spliacèle,de  l'érysipèle,  des  squirrlies,  de 
l'herpès,  du  phagédénisme,  de  l’œdème,  des  furoncles,  etc.). 

Tome  IV*.  Comprenant  : des  Tumeurs  enkystées  ; des  contractures  de  la 
langue;  des  varices,  des  scrofules, de  l’emphysème,  de  l'anévrysme,  du  traite- 
ment de  l'éléphantiasis,  des  dépôts,  des  fractures,  des  luxations,  du  dépla- 
cement des  os  du  pied,  des  lacs,  des  bandages  et  des  machinés,  du  plinlliium 
de  Niléc,  du  glossocomc  de  Nymphadore,  machine  de  l'artisan,  du  bau  d’Hippo- 
crate, de  l'hypospadias,  de  la  hernie,  des  ulcères,  etc. 


I,  ECOLE  DE  SALERNK.  Traduction  en  vers  français,  p.Tr  Cn.  Meaux  Sairt- 
Marc,  avec  le  texte  latin  en  regard  (1870  vers),  précédée  d'une  introduction  par 
Ch.  Daremberg.  — DE  LA  sobriété,  conseils  pour  vivre  longtemps,  par 
L.  CoRNARO,  traduction  nouvelle.  Paris,  1801,  1 vol.  in-18  jésusde  lxiii-344.  avec 
5 ïignellcs.  3 fr.  50 

RECur.nciiES  sen  l’état  de  la  médeciive  dcrant  la  péihode 
PRI.AIITIVE  de  rhistairc  des  Indous,  par  le  docteur  Ch.  DAREBaERG.  Paris,  t867, 
iii-8  de  2*  pages.  1 fr.  23 

NOTICES  ET  EXTRAITS  DES  IMANUSCRITS  SlÉDICACX  GRECS,  LATINS 
ET  FRANÇ.AIS,  des  priucipales  bibliothèques  d'Europe,  1'*  partie.  Bibliothèques 
d’Angleterre,  par  Ch.  Darehberg.  Paris,  1853,  in-8.  7 fr. 


Envol  FRANCO,  par  In  posir,  contre  na  Mandat. 


Digitized  by  Google 


f) 


UBRAIMF  J. -B.  n.AIIXIÈRE  ET  FILS, 


MOSCniOM?  nr.  su  r.ir.iiril  PASSiomrus.  übri  grircc  « laline  nlPiile, 

K.  Df.wktz.  Vifimæ.  1703,  iii-8.  3 fr. 
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OiiiKB,  iu  Fnculialc  Parisirnsi  profossoro,  et  P. -S.  Uatier,  U.  M.  Parisiis,  1823, 
in-I8.  2 fr. 

AI.nUCASI?.  Dr  riiir.lütr.t  t , arabice  cl  latine,  cura  J.  Cviaxmsc,  Oxotiii,  1778, 
2 vol.  iii-1  avec  fiRiires.  • ' bO  fr. 

I.  \ cim;  toir.ii;  ii’  i.rrr  tsis.lrailnilc  parle  docteur  I.ticicn  I.Er.tF.iic.iiiddecitt- 
niajnr,  préri'dile  d'une  iiilroductinn.  Paris.  I8GI,  in-8.  342  pages  avec  pl.  (i  fr. 

ETI  DES  son  l.r,  TRAITE  DK  AIÉDKCIM-;  D'A  KOI'.!  A FA  P.  AII'M  \D.  inlitu!#  : 
Zn.i  Al-Mornfir.  « I.a  provision  du  voyaaeiir».  par  G.  Dugat,  membre  de  la  SoeitUd 
asiatique.  Paris,  18.73,  in-S  de  Gt  pages  (2  fr.  .bO).  1 fr. 

I.A  JIKDKCIM:  DD  rntiPllÈTE,  Iradiiit  de  l'arabe  par  Pf.bboa.  I8G0,  in-8  de 
228  pages.  i fr. 

l.KTTRF.S  DK  ('.Fl  P\Tl\.  Nouvelle  ('dilion  augmentée  de  lettres  inédites,  pré- 
cédée d'une  notice  biographique,  areompagnée  de  remarques  scientiBqucs,  histo- 
riques, pbilosopliiques  et  liltéraires.  par  UEvriLix-PAaisK.  Paris,  1S1G,  3 vol.  in-8, 
avec  le  polirait  et  le  fae-.'imilc  de  (lui  Patin  21  fr. 

I,r*  IcUrrs  ,!r  Oui  l'.iliii  .loiit  ,0-  re,  livres  q„i  !i,.  v i•■llll^spnl  jani.iis,  cl  uonrol  en  1rs  i»  litcl,  on  en 
cnnçell  misiilët  Is  taiien.  Ces  Ifllics  sont  en  cir-t  IVsprcssion  In  plus  pillorrsqur,  lu  plus  vinic, 
lu  plus  èncrsir|ur,  nnn-sculeniciil  ,1c  repeque  ou  clic,  oui  cl,‘  écrite, . iiiiiis  rlii  cmir  liuniain,  ries 
scnliincnts  et  ,lcs  pussions  qui  ruilionl  — Toul  ù lu  fois  s.iv.iulcs,  cru'iilcs.  spii  iluellcs,  piof.nlilcs, 
cupuicci,  elles  purU'Ut  Je  toul  : timnvcnicnls  ,lcs  sciences,  honioirs  cl  cho.scs,  passtons  sociulcs  et 
iuJisi,lncMcs,  rcvuliilioiis  pnltli,|itos.  cIc.  r.'rsl  ,lonc  un  livre  ,|ui  s'adresse  aux  saTauts,  aux  mi-Je- 
eln«,  rtux  érudits,  ans  gens  ,1e  lettre,  aux  mor.ilistes.  etc. 

I.A  A1F.DKCIAE  A TRAtliilS  Mis  siÈci.liS.  Histoire  et  philosophie,  par 
J.  M.  Gi'AnniA,  docleur  en  médecine  cl  docteur  és  lettres.  1 vol.  in-8  de 
8(10  pages.  10  fr. 

’J'ahIe  des  m/ttièref  : H,PTf»irr.  T.n  (radttîon  miMirisIff.  La  nu^Jerînf*  pr«cqwe  aran!  tli*  pucinle. 
T.n  li^iporniliqiir.  Cla»«?ric>v tou  iJeit  rcritt  htf>pcciB!if|iict.  pour  Bervii  à l’hia« 

tuiic  «le  l'art.  — l’HiLO-sopHlF..  Qwrj»i  >n*  «le  philoroj'li'e  N«>i  |«hilo»ophe*  nat'iniUAîcs. 

Seirnrru  nnlliropnlot^tqnr*.  Kullon.  Lo  potiiive  et  ie«  reprcteMl.ititt.  t<a  met:i|Atiy^if(iie 

mrJiéiiic.  AAcleiHiiflr,  Inmlateur  «lu  met hü'ii «1110.  FAi|iiis»t*  tirf  {«rnçi  «Je  lu  |«h]fiiologte  cet  élu  hle. 
De  l*ci»$ri"!ipmfiit  «le  rmintomie  p*-nêr»le.  Ln  csneriirteutale  et  la  |»liysiolopie.  Le«  vivi» 

lerlinnr  n l’Ae.i«lf^mle  de  ni«*d«'ciQes  !.«'  mi«i;ref  «Ier  animauv.  Al»*«  de  la  méthode  ekitcitnientalo. 

riiiIo««>f  hie  tocîolc. 

iiisSToinr.  nr.s  scir.Ncr.s  ^'^Tü^.F.Uu^.s  \u  \r.E,  ou  Albert  le 

Grand  et  son  époque  considérés  comme  point  de  départ  de  l'ccnic  evpériinentale. 
par  F.  .A.  l’oucnET,  directeur  du  Muséum  d'histoire  iiatiircllcde  Rouen.  Paris,  1833. 
1 beau  vol.  in-S.  9 fr. 

i.KTTRK.s  riiiLosopinoi'r.s  f.t  iiiSToniQi'FS  .si  p.  i.\  atKorciNE  ai; 
XIXe  SlÈr.l.K,  par  le  docleur  P.  V.  RESOUAnn.  Troisième  édition,  corrigée  et 
considérablonieiit  augmentée.  Paris,  I8G1.  iti-8  do  240  p.ages.  3 fr.  50 

Crs  Irtlre»  traitent  : 1.  I-t  metleriue  jiigeV  par  1e<  mcderinit.  — ■ II.  en  tncdecîne.tm  moyen 

«le  «JiAreriier  le  rrai  du  I'diiXs  le  rerliiiu  de  l'hypothÂ-Be?  — lil.  Den  causer  «jiii  eiisntèrenl  te«  nicile* 
rini  ù «initier  la  rnie  primitive  «le  roh'.ervultxii  j'ure.  — IV.  I.ji  physiologie  pathologitpje  pcul-elle 
ètte.  oui  ou  non,  ni  lutalile  ou  eu  partir,  le  fondement  direct  <*t  imm«H{|.a  «Je  lu  llieia}»riilique?~> 
V.  De  recle«-tiAiiie  en  ni«'«lecine.  —VI.  Ile  rbomrrnpulliir.  —VII  De*  imuhiHiet  lheropeiilif|uei.  — 
VIII.  nt'pnntc  & «|in*lquçi  ohj'Tti-'ins  r«aceru:inl  la  «loctiitieeinpiri-nuiluwlifiiu'.—  IX.  Du  rang  «jim 
la  mr^flrciue  doit  occuper  d.in»  un  nystèine  •encrai  «Im  connuiijances  htimainea.  et  du  degrr  de  cer- 
titude qu’elle  peut  ntletudte.  — X.  I.ra  doctrines  m«*(licales  dcvuiit  l'Acudeniie  inipci'iulc  de 
cinc.  — XI.  Les  «loctrines  me<liciil<*«  devant  I»'v  Facullcs  de  n»«'ileciuc  «le  France. 

LA  >iKi)i:C!XF.  r.T  T.r.s  Micnixixs,  philosophîo.  doctrines,  iustitntions,  cri- 
liqtirs,  mœurs  cl  biographies  médicales,  par  Louis  Pkissf..  Paris,  I8.*>T,2  vol.  in-18 
jésiis.  7 fr. 

Ot  ouvrage  comprend  î F-.spril,  marche  et  di-veloppcment  (le«5clrnces  médicales.  — Décoiiverles 
et  dcroiivrcurs.  — .**cienc«'s  ciaclc»  et  wienerj  non  exactes.  — A’ulgariAation  de  ta  m«^ecine, — 

L. 'i  methivlc  numérique.  — Le  mirroscope  et  les  nricrosc-pisles.  — Méthodologie  et  «loctrini'S.  — 
Comme  on  prn.se  et  «■«•  «|ii'un  lait  en  miMedne  a .Monl|>«'Ilier.  — L'enryclo|>«lisme  et  le  spcci  ilisnio 
eu  itiéileciirc.  — Mts<.ion  *«>ci.tlcr  de  la  nietleciue  et  «In  mcdccin.  — rhiloso|»hie  «les  sciences  natn- 
rellcA.  — 1^1  pliilosiq'lMc  rt  les  philo«oph>‘s  p.ir-itcv.int  les  m«ide«ûns.  — L’uiix-ualion  inentHh^  et  lus 
aliéntAles.—  Phrénologie  ; l»««nurt  et  manvaives  lêles.  gi.'inds  h«mnn'»  et  gronds  scrh-rals.  — De 
l'cspnl  de»  Iniles.  — Le  r«’uillelun.  — L’Ac.idcmic  de  mrd«*ciuc.  — L’elr<(|ucDrc  et  Parî  h l’Aca- 
drmie  de  médecine.  — r.harlatnuisme  et  ibarljlan».  — Intlumuc  du  llieûtrc  sur  la  Sdiilé»— *M«:du- 
cins  poules.  — Biograpliie. 
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OEl- VUES  COMPLÈTES  D’AIIUUOISE  PARC,  revucs  ct  cuIUtioDUCCS  sur  toutes 
les  cilitions,  avec  les  variautes;  urnees  de  217  figures  et  du  portrait  de  routeur, 
arcompagiu'es  de  notes  liisloriques  et  eriliqucs,  et  préeédées  d'une  iutruduetiua  sur 
l'origine  et  les  progrès  de  1a  chirurgie  eu  Uccident  du  vi*  au  ivi“  siècle,  et  sur  la  vie 
et  les  ouvrages  d'Ambroise  Paré,  par  J. -K.  Malcaiose.  chirurgien  de  l’hOpital  de  la 
Charité,  professeur  à la  Faculté  de  luédcciue  de  Paris.  Paris,  1810,  3 vol.  grand  iii-8 
A deui  culuuues.  36  fr. 

ÉLOOES  LUS  DVXS  LES  SÉVXCES  PUBLIQUES  DF,  L'LC ADihlIE  ROYALE 
DE  ClltiiLRüIE  DE  1730  A 1792,  par  A.  Louis,  recueillis  et  publiés  pi.ur  la  pre- 
mière fois,  au  nom  de  l'Académie  impériale  de  médecine,  et  d'apres  les  manuscrits 
originaux,  avec  une  lulroducliou,  des  notes  et  des  éclaircissements,  par  FaÉo. 
Dcoms  (d’Amiens),  secrétaire  perpétuel  du  l’Academie  impériale  de  médecine.  Paris, 
1859,  I vol.  in-S  de  51S  pages.  7 fr.  30 

Cel  ouvrait)!  cooiiuot:  liitro<lu<'iii»uliistott<tiic  |>:ir.U.  Dubois ^ Elueej  du  J.«L.  Petit,  Dut* 

aiiel,Muluvui,V«;rdi«r,  Muliu«'lii,fiui  li  wntli,l’'uubui  t,  Lcc.it.  Leüraii.Hüiruc,  Dcnbmuiil,]Mü* 

ruud,  Vuu  S\vicLuu,Quu>uav,  lldlcr,  t luruiii,  Laiii.iriliiiùi  e,  IJuuilul,  du  |j  Fuje,  Ourde* 

Duve,  David,  t''aurc,Ctii|uc,  Faguur,  Caiii)*cr,  Uu«iu,  i'ipulul,  vt  l'cliigu  de  Loui»,  pur  Sue. 

LiiilM.tKSaiit  tout  un  dcnii-»iccle  ut  icurciiuaiit,  outre  1er  dctailü  liivturiqucr  cl  Jiiu^ruplii<|ues,  det 
«PlirtVialiuus  et  des  juguiAculr  sur  le»  Tatt»,  ceUu  cuUectiuu  furme  une  veriUblu  histoire  de  lu 
chirurgie  Iruofaiso  uu  XViu*  sicciu, 

Ill^TOIIlK  DES  .ME.inîItES  DE  I/ACADÉDJE  IîÜYXEE  DE  MÉDECIMÎ.  ou 
Rccui'il  (les  élü;»es  lus  dans  les  séances  publiques,  pur  E.  Parist  l,  secrtîlairc  perpé- 
tuel de  rAcadéiuîe  de  médecine,  etc.,  édition  cutnplèle^  publiée  sous  les  auspices 
de  iWcadcmic,  précédée  de  l’éloge  de  fariset,  par  F,  Diouts  (ti’Anjiens),  socrélain: 
perpétuel  de  l'Académie  de  mededne.  Faris,  1S5Ü,  beuui  vol.  iu-12,  7 fr, 

Cvl  uuvruge  cuMiprciid  : Diiscuur»  d'utivcrliire  de  rAcuduinic  royul«  du  oicdci  inc.  — > Klu^e  da 
Corv  isart,  — ■ (’udet  du  GaSfticourl.  — Bci  ihoilet,  — Pinel,  — Beuuclu'or,  » Bourru,  — Pci  cy,  — 
Vuu<|ucltu,  — G.  Cuvier.  *-  Portai,  — Ciiau»»icr,  — üu|>uytrcu.  — hc.jr|iu,  — Des^euelte».  — 
l.o>Oiiaec,  TeSbicr,  lliisard,  — Marc,  — Luéliheil,  — tiourdoi»  de  la  Moite,  — Kstjiiiiol, 
Cbcvrcui,  — Larrey,  — Lenuiuici’,  — A.  Üuboi»,  — Alihert,  ->Gcu:'.roy  SattiGllilairc,  —A. Paré, 
— Drou»»ai»,  ~ Diebut,  etc. 

LE  CU\IILAT\:M1.SME  et  les  CMMILATANS  KM  -IIÉDECIAE,  étude  p^ycho- 
logique,  par  le  datlcur  Veudü.  Faris,  ISC7,  1 vol,  tn-l‘J  de  t8  pages.  1 fr. 

Code  MÊDICVL,  ou  Recueil  des  Ltjis,  Décrets  et  Règlcmeuls  sur  l'étude,  Tcu- 
seigucnieul  et  rpxercice  de  la  médecine  dvile  et  militaire  en  France,  par  Aai:Dêit 
Auerre,  secrétaire  de  la  Faculté  deiiiédeciuc  de  Paris,  Troisième  édtlio»,  revue  et 
augmeolcc.  Paris,  1859,  l vol.  iii-l2  de  5GÜ  pages.  t fr. 

Ouvrage  traitant  des  droits  et  >h'a  devoirs  des  incdecius.  Il  s'udress>‘  à tous  ceux  qui  rtudieiU, 
etiscigncul  ou  eturccul  l.i  liicdccîiir,  et  mircnuu  dan»  uu  ordre  iiieüiudiquc  toutes  le»  dtspu&iliuus 
legislative»  ut  reglciucuUires  qui  les  cmicurucul. 

DOCDMEvrs  nÉDiTS  SL'U  l.\  GU  ^^DE  l'ESTEDE  13^8.  (Consultation  de  la 
Faculté  de  Paris.  Consultatîou  d'un  praticien  de  Munlpcllicr.  Ucscriptiuu  de  G.  de 
Macbaull],  par  le  docteur  Joseph  Micuo.s.  l*aris,  1860,  in-8,  2 fr.  50 


ANGl.ADA  (Cil.;*  l'UudeM  Nur  Icn  nmliullcss  nouvellPM  cl  leu  tnalndlc]* 
ôtcinicK,  pour  servir  à rhistuire  des  évolutions  séculaires  de  la  pathologie.  Patis, 
IS69,  1 vol.  in-8.  8 fr. 

ANOLADA  (Cil.).  'i'raHé*  <lc  la  conlii.'slon,  pour  servir  à rhistuire  des  maladies 
contagieuses  et  des  épidùAiies.  Paris,  1853,  2 vol*  in-8.  12  fr. 

AVEM'C  (A  ),  t.v  rrtiién:t'  «le*  niédcoiiiH  de  Honen,  ou  documents  pour  servir 
à l'hUtoire  des  instiluûons  incdicaies  en  iSurmairlie.  Paris,  18ii7,  1 vol.  in-8  de 
359  pages,  3 fr.  50 

UCCliAlU)  (Jules).  s:lo(si*  <!e  IS.  TrouM.t^ruu.  Paris,  1870,  in-.^  de  20  p.  1 fr. 
IlCCIN  (L.  J.;.  f»iir  le  service  c3o  Auntô  mllUHire  en  t'ranee,  son 

passé,  son  présent  et  son  avenir.  Paris,  18VJ,  1 vol.  in-8.  d fr.  50 

BEUNAHD  (Claude).  Fr.  .ll:ii;cn(llc.  Paris,  1856,  iii-8,  36  pages.  1 fr. 


£nvoi  FRANCO,  par  lu  po«toy  contre  un  .Handut* 


Digitized  by  Google 


8 UimAlRlE  J.-B.  BAILLIÈRE  BT  FILS,  RUE  HAUTEPELTLLE,  19,  A PARIS. 


bOUlLLAUD.  De  l'inflaetice  de»»  doetrlncn  ou  des  systèmes  pathologiques  sur 
la  thérapeutique.  Paris,  1869,  in*8.  1 fr. 

BKOCSSAIS  (F.  J.  V.).  Compte  rendu  de  l inauguration  de  la  statue  de  F.  J.  V. 

Broussais^  au  Val-de^Gràce,  à Paris.  Paris,  18M,  in-8,  7â  p.  avec  1 pl.  1 fr* 
BOUlLLAUD.  DlNeoum  »ur  lo  ▼itallMmo  et  l'orgnnleliime.  Paris,  1860, 
in-8.  1 fr.  50 

CABANIS.  Rapport  du  phyHlqae  et  du  moral  de  Thomme,  et  Lettre  «nr 
leficjiUNes  premières.  édition.  Paris,  18AA,  iii-8.  6 fr. 

CHAUFFARD  (Paul-Eiiule).  CnhuI  nur  le»  doctrine»  médicale».  Paris,  18A6, 
1 vol.  in-8.  1 fr. 

CUVIER  (0.).  Recueil  de»  éloge»  taiatorique».  Paris,  1819-1827,  3 vol.  in-8 
(18  fr.).  10  fr. 

DEZEIMERIS.  Dictionnaire  hiatoriqae  de  la  médecine.  Paris,  1828-1836, 
A vol.  in-8,  en  7 parties,  10  fr, 

DUBOIS  (Fréd.),  d'Amiens,  Éloge  de  M.  Orfiln.  Paris,  1851,  in-A  de  3A  p.  1 fr. 
HIPPOCRATE.  ApliortMme»,  traduction  nouvelle  par  E.  Littaé.  Paris,  18AA,  1 vol. 

gratidin-18.  3 fr. 

HUTTEN  (Ulric  de).  Livre  »ur  la  maladie  rronçaUc  et  sur  les  propriétés  du 
bois  degaïae,  trad.  par  F.  F.  A.  Pûtton.  Lyon,  1865,  in-8  avec  portrait.  2A  fr. 
LEFÈVRE  (A.).  ni»loire  du  »ervicc  de  Manié  de  la  marine  militaire  et  des 
écoles  de  médecine  navale  en  France.  Paris,  1867,  1 vol.  in-8,  avec  13  plans, 
cartes  et  fac-similc.  8 fr. 

LÊLUT  (L.  F.).  l/.%malettc  de  PA»cal,  par  L.  F.  Lélut,  membre  de  l'Inslitut. 

Paris,  18A6,  in-8.  6 fr. 

LELUT  (L.  F.).  Du  démon  de  Mocrate.  Nouvet/e  édition.  Paris,  1856,in-18  de 
318  pages.  3 fr.  50 

MALGAIGNE  (J.  F.).  E»»al  »ur  ruiMtoIre  et  la  phllo»optale  do  la  chlmrgle. 

Paris,  1817,  in-1.  1 fr.  50 

MALGAIGNE  (J.  F.).  Éloge  de  .11.  Roux.  Paris,  1855,  in-1  de  59  pages.  1 fr.  50 
OUSTALET  (Fr,).  Hé»umé  de  miMlolre  de  la  médecine.  Paris,  1835,  1 vol. 

in-18.  50  c. 

PAULET  (J.  J.).  Flore  et  Faune  de  Virgile,  ou  llis(oire]naturelle  des  plantes  et 
des  .animaux  dont  ce  pacte  a fait  mention.  Paris,  1831,  in-8  avec  1 pl.  6 fr. 
PÈTREQUlN  (J.  L.).  IVonvelle»  recherche»  hl»tortquc»  et  eritlqne»  »nr 
Pétrone.  Paris,  1869,  grand  in-8  de  192  pages.  à fr.  50 

RACIUOUSKl  (A.).  lliMtoire  de»  découverte»  relative»  au  »y»téme  veinenx 
depuis  Morgagni  jusqu’à  nos  jours.  Paris,  1811,  in-1  (1  fr.].  3 fr. 

RISUENO  D'AMADOR.  Inllnence  de  ranatomlo  pathologique  sur  la  méde- 
eine  depuis  Morgagni  jusqu'à  nos  jours.  Paris,  1837,  1 vol.  in-1.  3 fr. 

SAINTE-MARIE.  DI»»ertattoni  sur  les  médecin»  pointe».  Paris,  1835,  1 vol. 

in-8.  2 fr. 

SaLVERT£(Eus.).  De»  science»  occulte»,  ou  Essai  sur  la  magie,  les  prodiges  et  les 
miracles.  Troisième  éditioUf  ftAT  E,  Littaé.  Paris,  1856,  1 vol.  gr.  in-8.  7 fr,  50 
SECOND  (L.  A.].  Histoire  et  systématisation  générale  de  U biologie.  Paris, 
1351,  iii-12.  2 fr.  50 

SPRENGEL  (C.).  Histoire  de  la  médecine,  depul»  son  origine  Jusqu'au 
itiv®  siècle,  Irad.  de  l’allemand  par  A.  J.  L.  Jourdan.  Paris,  1815-1820, 

9 vol.  in-8.  15  fr. 

— Séparément  les  tomes  VIII  et  l\,  2 vol.  in  -8.  12  fr. 

TRËLAT  (U.).  Recherche»  hlMtorlquc»  sur  la  folle.  Paris,  1839,  in-8.  3 fr. 


Paris.  — lmp.  E.  MaIiTINst  ,rae  Mignon,  S. 
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J. -B.  BAILLIÈRE  et  FILS, 

LIBRAIRES  DE  l’ ACADÉMIE  DE  MÉDECINE, 

Rup  HauUifeuille,  19,  i Pari«,  prèf*  du  boaIpvar>l  Sainl-G«nuain. 

l.oatfreR  | Madrid 

RAlLLIkRE,  TI'<DALL  AND  COX.  | C.  BAILLY^BaILUÉRR. 

iTTil  1*71.  

OUVRAGES  SUR  LE  SYSTÈME  NERVEUX, 
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La  i'*  partie  comprend:  Du  volume  tie  In  tête  et  de  tence'phnle  chet  rAomme;  lu  i*pkirlic:  Dt$ 

ûltêfütioiiM  de  i'encepliule  dans  fnliêmation  mentale. 


PARENT  et  MXHTiNF.r,  Recherches  sur  l'inflammation  de  l'arachnoïde  cérébrale  e^ 
spinale.  Paris,  1821,  in-8.  Au  lieu  de  7 fr.  50  c.  ‘ 3 fr. 
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REIL  (J.-C  ).  Ezercitationumanatomicarumfasciculus, déstructura  nervorum.  Halai,1796, 
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l’alilité  des  Dictioniuires  de  médecine  qne  la  faTeur 
médical  a accneüli  plusieurs  ouvrages  de  ce  genre  depim  le 
du  siècle.  : 

ue  actuelle  de  la  littérature  médicale  se  caractérise  par  une  grande  abon- 
ance  de  traités  spéciaux  et  de  monographies  publiés  en  France  et  à l’étranger,  dis- 
séminés et  par  conséquent  imparfaitement  connus  et  appréciés.  On  sentait  dquiis 
quelques  années  la  nécessité  de  rassembler  et  de  coordonner  ces  travaux  épars,  de 
présenter  un  état  complet  de  la  médecine  et  de  la  chirurgie  contemporaines,  de 
mettre  en  circulation  les  nombreuses  et  récentes  acquisitions  de  la  science,  et  de 
préparer  l’avenir  en  résumant,  en  fixant  le  passé  et  en  marquant  le  point  de  départ 
des  travaux  à entreprendre. 

Hais  une  œuvre  de  ce  genre  réclamait  la  coopération  d'une  association  de  méde- 
cins et  de  chirurgiens,  dont  le  nombre  fût  assez  considérable  potu*  que  chacun  pût 
n’y  traiter  que  des  objets  les  plus  habituels  de  ses  recherches,  assez  restreint  cepen- 
dant pour  que  l’unité  doctrûiale  nécessaire  au  moins  dans  chaque  brandie  des 
sciences  mé^cales  pût  toe  constamment  maintenue.  Comme  garantie  de  l'autorité 
des  auteurs  qui  ont  bien  voulu  nous  promettre  leur  concours,  nous  ferons  remar- 
quer qu'ils  sont  tous  placés  à la  tête  de  la  pratique  dans  les  grands  hôpitaux  de 
foris,  de  Strasbourg,  de  Bordeaux,  etc.,  ou  de  l'enseignement  dans  les  Facultés  et 
les  Écoles  secondaires  de  médecine,  et  qu’ils  représentent  à la  fins  la  médecine 
civile,  militaire  et  navale.  C'est  de  ces  efforts  réunis  qne  doit  sortir  le  Nmweau 
Dictionnaire  de  Médecine  et  de  Chirurgie  pratiqua,  que  nous  annonçons  au 
monde  médical  et  dont  la  qualification  de  Nouveau  sera  justifiée  par  les  progrès  qu’il 
réalisera.  11  sera  Nouveau  par  le  nom  du  directeur,  Nouveau  par  le  nom  des  au- 
teurs, Nouveau  par  le  fond  et  par  la  forme,  Nouveau  par  les  nombreuses  figures 
qui  seront  intercalées  dans  le  texte. 

Son  titre  suffit  i indiquer  û la  fois  son  but,  son  esprit  et  sa  forme. 


Bm  bat.  C’est  de  rendre  service  à tous  les  praticiens  qui  ne  peuvent  se  livrer  è 
de  longues  recherches  fante  de  temps  ou  faute  de  livres,  et  qui  ont  besoin  de  tron- 
ver  réunis  et  comme  élaborés  tous  les  faits  qu’il  leur  importe  de  connaître  bien  ; 
c'est  de  leur  offrir  une  grande  quantité  de  matières  sous  un  petit  volume,  et  non 
pas  seulement  des  définitions  et  des  indications  précises  comme  en  présente  le  Dic- 
tionnaire de  Nysten,  Littré  et  Dobin,  mais  une  exposition,  une  description  dé- 
taillée et  proportionnée  i la  nature  du  sujet  et  à son  rang  légitime  dans  l'ensemble 
et  la  subordination  des  matières. 


Boa  earrii.  Le  Nouveau  Dictionnaire  ne  sera  pas  une  compilation  des  travaux 
anciens  et  modernes  ; ce  sera  une  analyse  des  travaux  des  mutres  français  et  étran- 
gers, empreinte  d'un  e^t  de  critique  éclairé  et  élevé;  œ sera  souvent  un  livre 
neuf,  par  h publication  de  matériaux  inédits  qui,  mis  en  œuvre  pr  des  bonimcs 
spéciaux,  ajouteront  une  ccrtaiiu!  originalité  & la  valeur  encycl(qiédique  de  l'ouvrage  ; ' 
enfin  ce  sera  surtout  un  livre  pratique.  Les  auteur»  auront  présent  à l'esprit  qu'ils 
écrivent  pour  des  praticiens,  non  ps  au  pinl  de  vue  d’une  doctrine,  d'un  sys- 
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tèmc,  d’une  éoolc,  mais  en  profitant  de  ce  que  l'observation  de  tous  les  temps  et  de 
tous  les  hommes  a pu  recueillir  de  véritablement  utile  cLapplicable  ; ce  Dictionnaire 
ne  sera  pas  grossi  par  d'interminables  et  stériles  détails  d’histoire  naturelle,  de  bota> 
nique,  de  physique  ou  de  chimie,  ce  sera  moins  rni  livre  de  tliéorie  qu’un  ouvrage 
de  clinique  : tout  ce  qui  tient  à la  pratique  de  l'art,  tout  ce  qui  peut  contribuer  à 
rendre  les  opérations  de  la  lliérapcutique  médicale  et  chirurgicale  plus  sûres  et  plus 
faciles,  y deviendra  l’objet  des  développements  les  phis  étendus  et  y occupera  la  plus 
large  place.  Aucune  des  branches  des  connaissances  médicales  ne  sera  cependant 
négligée  dans  ce  Dictionnaire,  mais  elles  n’y  seront  utilisées  que  pour  le  diagnostic 
et  le  traitement  des  maladies.  C'est  dans  cet  esprit  pratique  qu’y  seront  présentées 
quelques  notions  indispensables  d'aiutomic,  de  physiologie  et  de  pharmacologie. 

S»  forme.  Nous  avons  adopté,  toutes  les  fois  du  moins  que  le  sujet  nous  a paru 
l’exiger,  le  système  des  monographies,  et  nous  avons  exposé  dans  un  seul  chapitre, 
divisé  en  plusieurs  articles,  les  diverses  parties  d'une  même  question,  sans  nous 
préoccuper  autrement  de  l'ordre  alphabétique.  C'est  ainsi  que  nous  avons  décrit 
au  mot  ccBDB,  au  mot  estovac,  au  mol  foie,  toutes  les  maladies  dont  ces  organes 
sont  le  siège;  c’est  ainsi  encore  que  nous  avons  rapporté  au  mot  sEasiaiLiri  toutes 
les  altérations  morbides  de  cette  fonction,  et  que  nous  avons  réservé  pour  le  mot 
nèvnE,  non-seulement  l'étude  de  la  fièvre  en  général,  mais  aussi  celle  de  diverses 
espèces  de  pyrexies.  Dans  ces  articles  d’ensemble,  la  partie  pathologique  est  tou- 
jours précédée,  s'il  y a lieu,  d'une  introduction  portant  sur  l'anatomie  et  la  physio- 
logie de  l'organe,  ou  de  l'appareil  étudié.  Ce  qui  constituera  une  innovation  impor- 
tante, ce  sera  l'addition  de  figures  dessinées  et  gravées  sur  bois  et  intercalées  dans 
le  texte  : premier  exemple  de  l’iconographie  appliquée  i un  répertoire  encyclopé- 
dique des  connaissances  médicales.  L’utilité  des  représentations  figurées  dans  l’étude 
des  sciences  est  trop  évidente  pour  que  nous  nous  arrêtions  è la  démontrer  : la 
description  la  plus  complète  d'un  objet  ne  saurait  valoir  le  commentaire  lumineux 
de  son  image,  et  l'instantanéité,  des  représentations  figurées  simplifie,  facilite  l’expo- 
sition, qu’il  s’agisse  de  médecine  opératoire,  d'anatomie  chirurgicale,  d’anatomie 
pathologique,  d’appareils,  d'instruments,  de  physiologie,  etc.  L’absence  de  figure 
constituerait  une  lacune  véritable,  et  leur  addition  sera,  croyons-nous,  un  élément 
indispensable  du  succès.  Celte  porlic  du  Dictionnaire  sera  exécutée  avec  le  même 
caractère  d'ensemble  que  le  texte,  de  manière  que  la  description  et  la  représen- 
tation s’appuient  et  se  complètent;  ce  ne  sera  pas  un  ornement  accessoire  et 
secondaire  : ce  sera  un  élément  principal. 

Beaucoup  de  figures  seront  dessinées  pour  le  Dictionnaire,  sans  que,  grâce  aux 
procédés  rapides  de  la  gravure  sur  bois,  la  marche  régulière  de  la  pubUcatûm 
puisse  être  entravée  ; beaucoup  seront  par  conséijuent  inédites  et  nouvelles,  d'autres 
seront  empruntées  aux  meilleures  sources. 

Le  Nouveau  Dictionnaire  de  médecine  et  de  chirurgie  pratiques,  illustré  de 
figures  intercalées  dans  le  texte,  se  composera  d’environ  20  volumes  grand  in-8  ca- 
Vidicr  de  800  pages.  — Prix  de  chaque  volume  : francs. 
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